nea 


| 言 


分 析 化 学 在 其 发 展 过 程 中 ， 经 历 了 三 次 大 的 飞跃 。20 HEN, 
分 析 化 学 从 单纯 的 分 析 技 术 ， 发 展 成 为 一 门 以 四 大 溶液 平衡 为 基础 
的 独立 的 科学 一 一 经 典 化 学 分 析 ， 这 是 分 析 化 学 发 展 的 第 一 次 大 飞 
BR. 20 世纪 中 叶 ， 随 着 科学 技术 的 发 展 ， 新 的 分 析 仪 器 和 仪器 分 析 
FENN, ATARI UK GR, HL 
化 学 分 析 为 主 发 展 为 以 仪器 分 析 为 主 的 现代 分 析 化 学 。20 世纪 60 ~ 
70 年 代 环境 科学 的 兴起 ，20 世纪 80 年 代 以 后 生命 科学 的 迅猛 发 
展 ， 对 分 析 化 学 提出 了 更 高 的 要 求 ， 不 只 要 求 进行 一 般 的 定性 、 定 
量 和 结构 分 析 ， 还 要 求 进行 形态 分 析 、 微 区 表面 与 逐 层 分 析 、 微 区 
结构 分 析 、 快 速 反应 动态 分 析 、 无 损 分 析 、 在 线 分 析 等 ， 大 大 扩展 
了 分 析 化 学 的 内 容 。 在 这 种 情况 下 ， 只 用 四 大 溶液 化 学 平衡 作为 理 
论 基础 来 处 理 和 解决 分 析 化 学 间 题 ,已 远 远 不 够 了 ， 数学、 统计 
学 、 信 息 论 等 学 科 的 理论 与 计算 机 等 新 技术 的 引入 ， 从 而 扩展 了 分 
析 化 学 的 理论 基础 ， 开 发 出 了 新 的 分 析 技 术 和 方法 ， 适 应 分 析 化 学 
学 科 的 发 展 。 分 析 化 学 发 展 到 现在 ， 获 得 和 解析 分 析 数 据 的 能 力 大 
大 增强 ,采集 和 处 理 信息 的 速度 越 来 越 快 ， 获 得 的 信息 重 越 来 越 
大 ， 采 集 信 息 的 质量 越 来 越 高 ， 已 远 远 突破 原来 化 学 的 范畴 ， 发 展 
成 为 一 门 多 学 科 交 缘 的 综合 性 的 分 析 化 学 信息 科学 ， 此 即 分 析 化 学 


分 析 化 学 对 促进 其 他 学 科 的 进步 与 国民 经 济 发 展 的 重要 性 ， 越 
来 越 为 更 多 的 人 们 所 认识 ， 因 此 ， 人 人 们 《包括 从 事 与 非 直接 从 事 分 
析 化 学 的 ) 也 希望 加 深 对 分 析 化 学 的 了 解 。《 分 析 化 学 辞典 》 正 是 
为 适应 这 种 要 求 而 编撰 的 。 编 所 者 应 化 学 工业 出 版 社 之 六 ， 参 与 本 
辞典 的 编 扎 工作， 其 初衷 是 希望 本 藤 鞭 的 出 版 ， 能 对 人 们 加 深 对 分 
析 化 学 的 内 容 、 作 用 与 发 展 的 了 解 ， 并 因此 对 各 自 的 工作 有 所 帮助 
和 促进 。 

本 辞典 收集 分 析 化 学 及 其 相关 学 科 的 词 条 约 5300 RH, A 


涉及 分 析 化 学 基础 、 分 离 富 集 、 原 子 发 射 光 谱 法 、 原 子 吸 收 光谱 
法 、 原 子 识 光 区 谱 法 、X 射线 光谱 法 、 紫 外 -可 见 分 光 光 度 法 、 红 外 
HRE, DERRE, PERRE, ATRAE, EPRE 
分 析 法 、 计 算 分 光 光 度 法 、 质 谱 分 析 法 、 电 化 学 分 析 法 、 气 相 色 谱 
分 析 法 、 小 相 色 谱 分 析 法 、 离 子 色谱 分 析 法 、 电 广 分 析 法 、 核 磁 共 
WERNE., 、 顺 偿 共 振 波 谱 法 、X 射线 光电 子 能 谱 法 、 俄 歌 电子 能 谱 
法 、 透 射电 镜 和 扫描 电镜 分 析 法 、 热 分 析 法 、 核 化 学 分 析 法 、 环 境 
分 析 、 生 物 医 学 分 析 、 药 物 分 析 、 商 品 检验 、 农 业 分 析 、 分 析 仪 
器 、 标 准 与 质量 保证 、 数 据 处 理 和 计算 机 应 用 等 。 

本 醉 典 的 词 条 拨 写 工作 主要 由 清华 大 学 分 析 中 心 的 教师 承担 ， 
问 时 还 邀请 了 其 他 高 等 学 校 . 科 研 院 所 和 在 关 的 分 析 检 验 部 门 的 教 
师 、 研 究 人 员 和 工程 技术 人 员 参 加。 他 们 在 各 自 相关 专业 领域 从 事 
教学 ,科研 和 分 析 检 验 工作 多 年 ,有 着 这 厚 的 基础 理论 知识 与 丰富 的 
实 碾 经验。 他 们 在 词 条 的 选取 ,释义 与 文字 的 表述 各 方面 都 花费 了 
大 量 的 精力 ,付出 了 辛勤 的 劳动 。 在 词 条 的 选取 方面 ,主要 收集 分 析 
化 学 和 分 析 测试 中 基础 .常见 和 新 出 现 的 词 条 , 也 碌 收 了 与 分 析 测试 
直接 有 关 的 其 他 专业 领域 中 的 若干 词 条 。 对 词 条 的 释义 ,力求 准确 
AMARME, ELPRE, TERIA RH .通俗 易 慌 。 

参加 词 条 撰写 工作 的 人 员 有 【{ 按 汉 语 拼 音 排 询 )， 章 进 、 陈 德 
朴 、 陈 国 南 、 陈 家 华 RSPR. BSD. MBL, MBE, THE, 5 
均 、 范 世 福 、 高 静 娴 、 柯 建明 、 李 筋 、 李 建 军 、 李 隆 弟 、 李 美 仙 、 
FRX, FERE, PAK, PER. BRER, HME kE, W 
AF., FRR. RER. KF, AZA, AEF, EEN, EH 
KR. EWR, ER, RAF. Bk. MEM. BIA ARH 
TL, KER, KAR, KRI, JAR, RRA, GRACES, 

MAS TAR LM ERA (EIEH EHE): W. 
REH., WEK, WAR, Ha. MER, HRI, REE, $ 
ER. FAE, AKE, WEF. AAE, EEF, RE, RA 
信 、 沈 其 封 、 苏 焕 华 、 田 松柏 、 辛 仁 轩 、 许 振 华 、 严 衍 禄 、 赵 振 
华 、 赵 黑 田 、 周 公 度 、 周 锦 归 、 周 天 泽 等 。 最 后 由 邓 勃 与 李 降 弟 审 
读 与 统 编 全 部 书稿 。 


AWTS, BARBRA, ROO, bia 
AME. POOR ZAR PORT TERE, SESH SR IRE ES I 
排序 编撰 索引 ， 所 有 有 缩写 的 词 条 ， 其 缩写 名 亦 按 英 文字 母 字 顺 排 
序 另 行 编撰 附录 。 

在 《分 析 化 学 辞典 》 的 组 稿 与 扎 稿 过 程 中 ， 得 到 了 清华 大 学 分 
术 中 心 的 大 已 支持 与 帮助 。 各 位 撰 稿 大 积极 参与 扎 稿 ， 各 位 审 稿 人 
认真 审 稿 ， 他 们 为 此 付出 了 辛勤 的 劳动 。 化 学 工业 出 版 社 的 责任 编 
辑 为 本 辞典 的 出 版 不 秤 劳 茬 ， 软 默 奉献 。 在 此 向 他 们 表示 囊 心 的 
感谢 ! 

由 于 分 析 化 学 是 一 门 正在 迅速 发 展 的 学 科 ， 新 的 词汇 和 术语 不 
断 出 现 ， 要 将 其 全 部 收集 实 难 做 到 ， 问 时 限于 本 辞典 篇 幅 ， 也 不 可 
能 将 所 有 有 关 的 词汇 和 术语 都 收入 其 中 ， 只 好 忍痛 割爱 了 。 从 主观 
上 讲 ， 限 于 编 所 者 的 水 平 ， 在 词 条 的 选取 、 释 义 与 文字 的 表述 各 方 
而 都 难免 存在 这 样 或 那样 的 不 足 、 缺 点， 甚至 错误 .热诚 欢 迎 各 位 
专家 与 广大 读者 赐教 ， 提 出 批评 与 改进 意见 。 
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编辑 说 明 


1， 芝 分 析 化 学 辞典 》 是 一 部 综合 型 的 分 析 化 学 酬 典 ， 主 要 读者 
对 象 为 大 专文 化 程度 以 上 分 析 人 员 ， 亦 可 供 有 关 专 业 的 人 员 和 大 专 
院 校 有 关 专 业 师 生 参考 。 

2. 相 书 主要 收集 分 析 化 学 和 分 析 测 试 中 基础 、 常 见 和 新 出 现 的 
定义 、 概 念 、 常 用 的 术语 、 分 析 方 法 、 分 析 技 术 等 ， 以 及 相关 学 科 
领域 中 与 分 析 测 试 直接 有 关 的 词 列 为 词 条 。 在 选择 词 条 时 ， 坚 持 宁 
缺 不 滥 的 原则 ， 对 译名 和 释义 一 时 拿 不 准 的 词 条 ， 暂 时 不 选 。 

3. 几 一 个 词 条 有 多 种 称谓 或 译名 的 ， 均 适当 地 在 释文 中 加 以 说 
明 - 对 其 中 常用 的 别称 、 简 称 ， 则 列 为 参见 条 。 

4. HIERE, WARE Bev) CPR BE), TEATR 
Fea lh a, AE SR OS RD, ARE SDS > AH. 

5. 对 于 以 外 国人 种 命名 的 词 条 ， 按 照 译名 的 惯例 尽量 译 为 中 
X, 并 队 厌 文 。 对 于 以 缩写 字 怀 命名 的 分 析 方 法 或 分 析 技 术 ， 译 为 
中 文 有 利于 读者 方 使 使 用 的 ， 则 译 为 中 文 ， 而 详 为 中 文 后 对 使 用 反 
而 不 方便 省 ， 则 不 译 为 中 文 ， 仍 以 缩写 字母 作为 词 条 名 。 

6. 对 词 条 释义 内 容 的 基本 妥 求 ， 一 是 说 清楚 该 词 条 的 基本 含义 
(是 什么 ); 二 是 说 明 有 什么 用 。 由 于 本 醉 典 所 选 词 条 涉及 原理 、 方 
法 、 技 术 、 仪 器 、 术 语 等 ， 而 各 个 词 条 所 涵盖 的 内 容 范 围 有 多 有 
少 ， 因 此 ， 针 对 各 个 词 条 的 特点 ， 还 做 了 ~- 些 其 他 的 必要 说 明 。 在 
文字 表述 方面 力求 准确 严格 ,通俗 易 慌 。 

7. 本 醇 典 释文 中 分 子 量 及 原子 量 系 相 对 分 子 质 量 及 相对 原子 质 
量 的 简称 。 

8. 本 酬 典 中 注 及 的 计量 单位 均 采用 我 国 1984 年 公布 的 法 定 计 
量 单位 ,物理 量 与 单位 的 使 用 ,执行 《中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 
GB 3100 ~ 3102-93 量 和 单位 》 上 所 规定 的 原则 与 符号 。 对 于 非 国 产 
仪器 使 用 中 涉及 的 非法 定 计 量 单 位 ， 均 在 其 出 现 的 同时 给 出 相应 的 
法 定 计 重 单位 及 其 换算 关系 。 


9. ATRAER MME SIS, APSR EEC RHE RR 
定 词 语 申 对 一 些 方法 名 称 、 仪 器 名 称 、 物 质 名 称 、 本 构 单 位 名 称 等 
使 用 了 英 诺 缩 略 诸 ， 这 些 缩 略 语 的 全 称 在 本 酬 典 中 可 以 查 到 ， 其 中 
文 名 称 列 于 - 邮 示 的 附录 中 。 

10. 本 套 典 目录 及 正 文 技 词 条 汉语 拼音 顺序 编排 。 为 便于 读者 
查阅 方便 ， 同 时 编辑 了 以 词 条 汉字 笔画 为 序 和 以 英文 字母 字 顺 为 序 
编排 的 索引 ， 附 于 词 条 正文 之 后 。 化 合 物 名 称 中 表示 取代 基 位 置 及 
数字 和 词 条 开头 的 数字 不 参加 排序 。 以 外 文字 母 开头 的 词 条 ， 在 编 
是 时 放 在 各 类 沁 条 之 最 后 、 英 文字 母 开 头 的 词 条 排 在 希 允 文字 母 开 
头 的 词 条 之 前 ， 


内 g 提 要 


ABE MPR TH ere 
学 科 的 词 条 约 5300 条 ， 内 容 涉及 分 析 化 学 的 各 个 领域 。 对 分 析 
化 学 中 草 要 的 定义 、 概 念 、 常 用 的 术语 ， 分 折 方 法 、 分 拆 技 术 等 
卷 分 别 列 为 河 条 ， 并 对 每 -- 词 条 的 含义 都 做 了 简明 锋 要 的 诠 赫 。 
本 韦 可 供 化 学 、 化 工 、 治 金 ， 地质 ， 坏 境 、 医药 全 生 、 农 业 、 南 
检 与 其 他 略 起 从 事 分 析 测 试 和 借 昌 于 分 析出 试 方法 进行 其 他 科技 
工作 的 人 人 各， 以 及 大 专 院 校 有 有 关 忆 业 的 师 生 参考 。 


编辑 说 HH >rrrsrrsrreersarrennnsnnmrusnnveutruronasarctannrrtanuesiurmataner I 
词 条 和 目录 { 以 汉语 拼音 排序 } a 3 
正信 i 
附录 
[SI 基本 单位 pe 932 
I. EH Si 辅助 单位 在 内 的 具有 专门 名 称 的 SI 
导出 单位 932 
M. HFARSRRSHPCAREMREHRA 
FEF S RRRA py 933 
WW., ST 词 尘 nt 933 
Mi 分 析 化 学 常用 缩写 词 pp 933 
国内 、 外 主要 分 析 化 学 及 其 相关 学 术 期 刊 eee 940 
tse a 946 


BE BRA, eee reece eee ceteee ee taeeacete eens eneessertateaeeegs 1013 
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词 条 目录 
(以 汉语 拼音 排序 ) 


se FE a 
安培 检测 器 et 


RAE A i 

氨基 酸 : earn ss 
RAR UR) 电极 
REPRE HG ccc eee teeter aseenaeeees 
HERE GET SME RE o eee 


Be BRM BEE 
MEAR- ee 
ret an 
PEW RU SR TT Beene 
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半导体 检测 器 
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BEH ne 
MEIRA ee 


Wapi a 
WUE FE eee 
薄 壳 型 离子 交换 剂 ee 
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MEHRERE errereen 
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teat ee eer 
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被 测量 
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FERAE eetere eara. 


EMRE ----- 
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比较 污 ee 
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比例 疝 rr 
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比值 法 


必 沉 微量 元 素 
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编码 tt 
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cena 
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标准 系列 法 pp 
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P AR PAIAR FEREARE tee 
不 确定 度 ， es sees 
不 完全 去 业 ee 
不 稳定 常数 E 
不 稳定 次 子 oeren 
不 介 许 残留 eee 
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布拉格 方程 pe 
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布 涪 赫 方 程 Re 
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BROT RE EEES 
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采样 频率 EE 


词 条 目录 7 


参考 剂量 50 
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me an SEa 
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WE ER acridine derivatives 
-ARLA Ge BR AU EHE EA CAE 
够 在 发 生 氧 化 还 原 反 应 时 发 生化 学 发 
光 , 是 一 类 化 学 发 光 化 合 物 的 有 效 基 
AS. OREI E ie Ee eE 
精 。 光 渗 精 化 学 发 光 的 发 省 体 为 入- 
FA SY he Al. Ee STR Sy 445mm, 

MEHE carcinoembryonic anti- 
gen;CEA 存在 于 胎儿 肠 、 肝 、 胰 等 组 
织 的 一 种 糖 蛋 白 , 分 子 量 2 万 。 正 常 
人 血清 CEA it R18, BET ay 
Ao RUCGSPAABRAAHR 
HH Fey Be PY E A fh 2 R 
恶性 肿瘤 { 如 食管 、 骨 , 肝 、 SS) 
申 也 能 检 出 。 故 测定 血液 和 体液 中 
CEA 合生 ,可 辅助 诊断 结肠 癌 等 恶性 
肿瘤 ， 对 肿瘤 病人 治疗 评价 .预后 判 
断 及 复发 转 称 的 监测 也 有 一 定 意义 。 

SEE aperometric titration 


丸 称 电流 滴定 法 。 将 两 电极 插入 被 泣 


定 体系 中 , 接 上 直流 电源 后 组 成 电解 
池 。 在 加 -- 定 外 电 下 条件 下 .测量 滴 
定 过 程 中 电流 电流 变化 以 确定 注定 终 
点 。 著 仅 两 电极 之 -… 为 极 化 电极 , 称 
为 单一 极 化 电极 安培 滴定 法 ,如 果 极 
化 电极 用 前 是 滴 未 电极 则 为 极 谱 滴 定 
法 。 著 是 个 电 辍 均 用 极 化 电极 则 为 双 
安培 滴定 法 ,又 称 死 停 终点 法 。 安 培 
滴定 法 能 用 于 不 同类 型 的 测定 ,包括 
RRE .沉淀 滴定 , 络 合 滴定 和 和 氧化 


Sith IGE ampere detector 基 
Fe (652 Re PEE TERR 
E Eh See E i A E E R LA 
设计 的 检测 器 。 它 由 恒定 电位 器 和 三 


， 电极 化 学 池 组 成 , 当 溶质 通过 工作 电 


极 表 面 ,在 工作 电极 和 参 比 电极 之 间 
施 胡 高 于 溶质 氧化 {或 还 原 ) 电 位 的 
恒定 电压 时 ,溶质 将 发 生 氧 北 (或 还 
厚 ; 反 应 , 蚌 电 极 间 产生 电荷 转移 , 形 
成 电流 ,电流 的 大 小 与 溶质 的 浓度 成 
正比 。 

TREE benzoic acid A EIF 
酸 。 分 于 式 CHO , AE fe ak = 
FREER Beh Kk 4) H 
得 . 2 & 4 ih. 熔点 
nt. BRFZLE M 
fy. OP, ES 


COOH 


As, 
\ 


碳 . 茶 .二硫化碳 中 可 溶 , 难 浪 于 水 、 


Aw. 

MM ammonia- nitrogen; NH, -N & 
FC NH-N ) LA BF S A (NH, ) Be aE k 
(N ) 形式 存在 于 水 中 ,两 者 的 组 成 
比 取 决 于 水 的 pH 值 。 当 pH 值 偏 高 
AY RS eA, Be Se HS 
BEE BA. TER IR BE KPR 
HRA We PARES .甚或 继续 转变 为 
硝酸 盐 。 测 定 水 中 各 种 形态 的 氨 化 合 
DATE KAR SR Ae” 
状况 。 拨 氮 的 测定 方法 ,通常 有 纳 氏 
比 色 法 , 芋 酷 -次 乞 酸 盐 ( 或 水 入 酸 -次 
KEM HE A EE, OK RE 
SRE Ze RR UP AR RP 
BT as SANT Yt a WE 2K EA de E 
PH <2,-F2~5C FAR. 


2 ON APRA 


氨基 键 合 相  anine-bonded phase 
在 硅胶 基质 胡 而 键 合 上 氢 烷 基 作 功能 
PEt E PLEER M, BP AJ EAE EE A 


结合 上 RCRA PTR) ANE. A 
SEGARA TERERE A IB TERER | 


间 , 它 同时 具有 和 氧 键 给 予 体 和 接受 体 ， 
对 多 功能 基 化 合 物 的 分 岗 选 择 性 商 。 
SUES A HHA PPE Ad ie ee 
EAS f See E n a EEH 

BERBS amino acid analyzer 

RES | AA Fo) Br AR E IZ... 
最 早 的 氨基 酸 分 析 仪 采用 强酸 性 阳 离 
于 交换 树脂 填料 分 离 和 村 后 衍生 化 分 
SOIC ABR BS ER N 
SAMAK Ett. RARE 
色谱 分 离 模 式 的 氨基 酸 分 析 仪 也 已 进 
人 实用 阶段 , 它 是 先 将 氨基 酸 入 生成 
具有 可 见 光 吸 收 或 荧光 发 射 的 往生 
H ,然后 在 反 相 柱 上 分 离 , 它 丰 需要 柱 
后 反应 装置 ,因此 也 可 以 在 配 有 相应 
检测 器 的 普通 高 效 牙 相 色 谱 仪 
上 分 析 。 

RANK) NH, gas-sensing 
electrode (A pH 琉璃 电极 作为 指示 
电极 ,NHuCl 为 内 电解 质 座 液 构成 的 
电极 。 需 在 碱 性 深 液 中 使 用 ,通常 在 
PHRF 10.5 的 情况 下 ,才能 使 样 
品 中 的 NB 以 海 解 的 自由 态 气 体形 
式 存 在 。 电极 对 NH, 的 测定 范围 为 
10°°~tmol + Lo), 它 已 被 广泛 地 应 
用 于 测定 静止 体系 和 流动 体系 血液 中 
的 NH,. 

REM ammoniacal nitrogen -一 
般 包 括 土壤 溶液 中 的 铁 .交换 性 铁 BE 


TCP WREST WAR. LEPE 
BERETS TE A EAS AL) BE E EE 
KAHH FEE RR. TPES 


AWERI A al ek EED 


散 吸 收 法 ARERR PASE ey A, 
敏 电极 法 和 流动 分 析 法 测定 。 
HAR ammonium salt extrac- 
ionSmith 和 Page 首先 报道 了 长 链 脂 
肪 胺 能 葵 到 酸 的 性 质 。 菜 取 机 理 主 要 
是 吾 有 亚 对 电子 的 撩 原子 能 和 无 机 酸 
的 HH’' 形 成 稳定 的 配 位 键 而 生成 相应 
Hee EAR HLA. BE hie eer ee 
at ee hy BS Sg KR AS 
Fale BA EC EE A 
LTH. BALM, At E AAW A HSE 


1 AAC W) 的 反应 叮 用 下 面 两 式 表 示 


UOz* +2502 - —=0,( $0,)2- 

CRINA) 504, 47) +U0,(80,)2- 一 

(RyNH) UG, (504) o¢4 + S04" 
很 多 金属 元 素 在 水 溶液 中 能 形成 络 合 

HEF ARAYA EHC MA AEH, 
BR MAE Sh ESE characteris- 
tic amino group frequencies in IR RẸ 
类 化 合 物 在 红外 光 浇 中 的 特征 吸收 峰 
有 :N 一 H 伸缩 振动 ;N 一 H 弯曲 振动 
和 C 一 N 伸缩 振动 三 种 。N-—H 伸缩 
振动 (wu ) 吸收 在 3509 ~ 33000em ' 范 
fA. (ARS A N—H E, ANT 
EE ,分 别 为 对 称 和 非 对 称 的 伸缩 
振动 ,其 豚 收 强度 比 羟基 弱 , 与 羟基 
(You ) 的 特征 吸收 峰 形 成 明显 的 区 
唱 , 脂 肪 族人 怕 肤 尤为 如 此 。 分 子 间 和 氧 
键 常 引起 ven PRR AO Re E 
降低 约 LOQcm ~' .. {elite Fy -Ahihi 
振动 ,其 吸收 峰 比 羟基 的 要 尖锐 。 芳 


香 仲 胺 的 吸收 峰 比 相应 的 脂肪 仲 胺 波 | UR TREE. GHB AE BE 
SR ORR. RRAR SAA | 完成 色散 作用 ,而 且 还 可 同时 完成 色 
这 个 区 域 没有 吸收 。N 一 H Aa ， BRR AOR EA E R A 
(86m) 分 而 内 和 面 外 振动 两 种 。 伯 胺 | 面 光 栅 就 可 获得 不 同 波 长 互相 分 离 的 
的 面 内 剪 式 振动 (8 吸收 峰 为 中 等 ， 谱 线 。 在 真空 紫外 光谱 仪 (或 其 他 二 
强度 , 仲 胺 较 能 ,红外 吸收 在 1650 ~ ; 短波 长 谱 仪 } 中 , 因 光 源 强度 低 .反射 
1550em 范围。 ASHTRAY C 一 N 伸缩 | 面 反射 率 低 . 缺 少 有 适当 透明 麻 的 光 
振动 fre ) 在 1230 ~ 1020cm 区, 峰 | 学 材料 ,上 四面 光栅 的 应 用 可 以 减少 光 
较 弱 。 芳 再 肪 的 5 一 N 伸缩 振动 在 | 学 元 件数 日 .提高 信号 检测 的 信 器 比 。 
1360 ~ 1250em~'  , Et BE BH ARE Bg kg HMA SMA pating 
RE. equation of concave grating 通常 四 而 
EDR dark-field image 在 透射 | HORAK RNR RI EE 
电子 显微镜 中 .用 企 一 电子 衍射 束 都 | 于 其 弦 面 的 方位 OE See 
可 以 成 像 ,可 以 通过 移动 光 栏 来 接受 | 反射 膜 上 刻 划 出 柚 线 ,这 种 四 面 光 栅 
衡 射 东 , 也 可 以 倾斜 照 骨 使 所 需要 的 ”， 称 为 经 典 思 面 光 桐 。 理 论 推导 可 得 四 
衍射 来 党 物镜 光 轴 通过 ,使 视 场 区 的 | BRI ER OG HEY BROW d (sine + 
背景 变量 ,这样 所 得 到 的 像 叫做 暗 场 | sing) = ma ,与 平面 街 射 光栅 方程 相 
像 。 这 样 的 暗 场 像 揭 示 了 对 衍射 束 有 | Ee 式 中 ,4 是 光 类 常数， a BAS 
贡献 的 那个 区 域 。 睛 场 技术 的 球 差 比 | 角 ; BRIT ETA, m EARR: A 
选区 电子 入射 要 小 ,并 且 整 个 试 样 上 ”是 入 射 光波 长 。 
的 衍射 东 强 度 分 布 均 可 分 析 研 究 , 检 KM R RA focusing 
BH REL SR RAB equation of concave grating [TAT StH 
MLE HE dark-field micose- | 方程 给 出 衍射 光 方向 与 波长 的 关系 
的 ”在 普通 光学 显微镜 上 安装 上 栈 视 | ot, MERE ES ee 
BPG i A Ee IPO | BRR AIRE. DCRR 
ASR ICH AT SE. 通常 用 | 作用 为 ， MARIES EO A ad 
于 观察 活体 细菌 的 动力 .未 染色 的 活 | 波长 为 4 的 多 条 光线 ， 不 论 它们 以 
螺旋 体 的 形态 和 运动 等 ， 其 基本 原理 | 什么 入 射 角 i 投射 到 叫 面 光 相 上 以 
是 暗 视 野 聚 光 器 的 中 央 为 不 租 光 , 光 | 角 衔 射 后 ， 能 被 四面 交锋 在 同一 点 
线 不 能 直接 射 人 物镜 , 仅 可 以 从 四 周 | 4' 上 形成 入 射 主 极 大 ， 因而 4' 是 4 的 
RS EH ALA | 像 点 。 推 导 可 得 聚焦 条 件 为 
散射 作用 ,标本 上 的 细菌 等 物体 发 出 | foni cosi) easzg cos8y 
光亮 ,而 视野 背景 却 为 黑色 。 | 人 0 
PIT 3¢4H concave grating ”在 球 | Li ATA ADIGA Pe 
画 或 非 球 面 止 反射 镜面 上 用 刻 划 法 或 | 方程 可 知 : 要 形成 明锐 清晰 的 谱 线 ， 


4 ao # 


AST RSE. MIE EIEN = Aas 
对 位 置 必 须 符 合 严 格 的 关系 。 上 式 中 
r 为 人 恋 上 的 发 区 点 在 子午 面 上 的 投 


影 点 到 四 面 光 栅 顶 点 的 距离 ,为 谱 . 


线 上 相应 像 点 在 子午 面 上 授 影 点 到 四 
GHAR ZR, p 为 叮 面 光 袖 的 
曲率 半径 。 

SBR chelation extraction $% 
合 物 是 由 金属 离子 与 多 具 配 位 体形 成 


HAAR Sy. HTK | 
WSFA, BARRE | 


FAA Sk -- RPE DEAT OP BE 
到 分 离 过 程 。 如 在 pH % 9.0 HAE 
RAR, Cw 与 二 乙 基 二 硫 代 氨基 
甲酸 钠 (DDTC) RMK A 
物 . 可 被 茜 取 到 CHO, 中 而 与 其 他 元 
RGM. FERSACRKATFHAR 
HE, HARADWRS BHR 
i OO 余 种 。 

AMIE chelatometric titration; 
thelatometry MERRER. 

RAW chelan 能 与 金属 离子 形 
成 环 状 化 侣 物 【整合 物 ) 的 某 些 试 
A, MAMAS H URS Mes. 
配 位 滴定 中 使 用 的 EDTA (ZER 
之 酸 及 其 二 钠 盐 ) 就 是 一 种 最 常用 
HEA Al. 

整合 离子 交 挽 剂 chelating ion ex- 
changer 将 具有 歼 合 配 位 功能 基 团 
的 有 机 分 子 接 人 基质 表面 后 得 到 的 离 
子 交 换 剂 。 整 合 基 团 能 与 金属 离子 形 
RAEMEAH., BRA EME 
人 性， 可 用 于 金属 调子 的 选择 性 分 离 。 

整合 离子 色谱 法 


chelating ion 


fr EAT SE. HARA 


i 团 对 金属 离子 的 选择 性 ， 可 以 实现 金 


属 阳 离子 的 选择 性 分 离 。 

SSMS chelate resin HARS 
孔 位 功能 基 团 的 高 分 子 的 共聚 独 。 它 
是 - -种 对 金属 离 了 有 选择 性 整合 能 为 
的 离子 交换 树脂 ， 其 特点 是 能 从 大 量 
共存 离子 中 选择 地 分 离 待 测 离 子 。 整 
合 树 脂 主 要 有 以 下 几 类 : TERS, E 
AA. ARM (EDTA) 类 、 水 杨 
Me BRR. ARSE. IR AB. 
CTE RIS. AB 
ARAL ARS RE 
TERMA, FW. Chelex-100 和 和 
Dowex-A $y HE, 

BAW chelae 又 称 内 络 合 物 。 
一 装具 有 环 状 结构 的 配合 物 。 获 合 即 
指 成 环 ， 只 有 当 一 个 配 体 至 少 含有 两 
个 可 配 位 的 原子 时 {该 配 栖 称 为 名 


| 疮 配 体 ) 才 能 与 中 心 离子 形成 环 状 


结构 ， 整 合 物 中 所 形成 的 环 状 结构 常 
MAR. EDTA { 乙 二 脓 四 乙酸 及 
其 二 钠 盐 ) 5 Cal IDB RHA 
的 结构 如 图 。 


SAAR RAM chelating cellu- 
在 纤维 素 滤 膜 {例如 


lose filters 


chromatography ”以 整合 离子 交换 剂 | Whatman41) EL SAMA AH, 


EA ba 5 


内 而 能 富 集 水 样 中 的 重金 属 。 具 有 代 | 
表 性 的 是 1980 年 Smih 制 成 了 2,2- | 


ZAH ZH (DEN) AAH | 


FERIER {简称 DEN SRR). DEN 
湾 膜 的 特点 是 : 【1) SRA 
金属 起 络 台 反 庶 ， 即 不 吸附 碱 和 碱土 
金属 ; (2) 在 PH=5-8 时 对 重金 必 
离子 的 络 合 能 力 强 ; (3) BRA 
合 基 因 有 稳定 的 分 子 结 构 ， 并 华 固 地 
周 定 在 纤维 索 I. DEN SERS) Bh 
非常 短 的 整合 色 屋 柱 ,， 在 用 于 富 集 水 
中 痕 量 重金 属 时 ， 先 将 pH =5 ~8 的 
样 唱 通过 孔径 为 0.4pm AY SFL AL 
REEF H, ,然后 以 < lm - 
min .com 的 流速 通过 装 DEN 波 膜 
的 圆 简 形 过 恋 单 元 。 对 于 过 滤 表 面 为 
10cm’ 的 滤 膜 ， 可 定 基 富 集 IL 水 样 
FHER, RETREAT GH 
X Hki Emt A. 


巴 布 科 克 氏 法 Babock method --- 
种 测 法 乳 与 乳 制品 中 脂肪 的 方法 。 在 
E46} re OSLER PR ARE a, ADA 
硫 柄 ， 混 合 后 置 于 乳脂 高 心机 上 离心 
SE. RARE PRR eae 
E., BAH Oe et. 

巴特 莱 检 验 Barilett’s test 一 种 
检验 多 个 方差 齐 性 {一 致 性 ) 的 统 
TAR. BRST EE 


B = 1302 flog 3° — È flog $) 


m 是 被 比较 的 方差 数目 。 当 由 实验 数 
据 计 算 的 8 值 大 于 由 x¥ DRAB 
在 约定 显著 性 水 平 a 的 临界 值 
Xn yf, 表明 各 方差 之 间 有 显著 
性 差异 。 巴 特 莱 检 验 下 用 于 不 等 测量 


! 次 数 所 得 到 的 多 个 方差 齐 性 的 统计 


检验 。 

白 度 whiteness £1, St. EZE 
LES ae TAI, HE 
也 是 一 种 颜色 ， 其 特点 是 具有 较 商 的 


6 ba # 


BPR, MESERII. GREER 
ARUP it. t PORE PRD t 
tE, ELADAN: 对 AY 
FAR. ATT ST. 、 或 同 - HL 
者 上 朋 不 同 的 评价 方法 ， 可 能 得 到 不 同 
的 评价 结果 ; 此 外 ， 


(CIE) BREA arc BE A, 担 
也 不 是 普遍 使 用 满意 的 .在 日 常 牛 话 
或 工商 业 中 的 “ 户 ” 样 品 ， 都 存在 
普遍 - 致 的 日 视 评价 意见; PR A 
越 黄 时 白 度 越 小 . 

BF white light interferom- 
eter 在 FTIR 光谱 仪 中 由 它 来 产生 白 
光 干 涉 图 ， 用 以 控制 数据 采集 的 参 比 
干涉 装置 .白光 是 复 色 光 ， 其 干涉 图 
有 -一 个 非常 锐 的 主峰 ， 当 该 峰 出 现 
时 ,开始 收集 数据 ， 以 保证 各 次 扫 措 
所 获得 的 干涉 图 都 从 同 -…- 起 点 开始 杂 
集 。 因 白光 十 涉 图 灵敏 度 过 高 ， 系 统 
光路 车 稍 有 变化 ， 白 光 干 涉 信 号 会 产 
生 漂 移 ， 难 于 找到 。 另 外 ， 白 光 于 涉 
一 旦 出 故障 ， 测 量 二 作 就 无 法 进行 。 
这 给 仪器 的 装配 和 调整 带 来 很 儿 困 
HE 近年 来 新 型 的 FTIR 光 溢 仪器 都 
取消 了 白光 十 涉 佼 ， 采 用 油光 问 扫 相 
位 差 来 确定 采样 初始 位 置 。 

自 酒 快速 检验 rapid teat of spirit 
目前 ， 出 操 魏 酒 的 快速 测定 是 梁 用 中 
和 法 测 酸 ; ALAR MERI 
Be Pe a PS REER R EE 
色 法 测 杂 醇 油 。 也 可 采用 气相 色谱 法 
Fiep BE | H, 
Beh CSET WR + RB) 和 总 酯 的 
食量 。 此 方法 的 回收 率 为 90. 5% ~ 


白 度 的 评价 还 与 | 
PADRE TK, BE 


107% ， 变 异 系 数 : 甲醇 所 6 3 名 . 
AHH <0.4% . ELBR<1.3% . 

BEHER white analytical sys- 
tem 大 们 常用 颜色 来 表示 一 个 分 析 
系统 信息 的 完备 程度 ,将 内 部 信息 已 
知 的 分 析 体 系 ， 称 为 白色 分 析 体 系 。 

白色 污染 ”white pollution 是 措 日 
常生 活 和 其 他 活动 中 产生 的 废弃 塑料 
或 制品 。 最 常 殉 的 有 废弃 的 日 用 塑料 
fli (RUSS RE, Gap. BULA, 
Wise, HORS. RA tttm. 
HRF): 废弃 的 表 用 塑料 制品 〔 如 
AR. HO. AAR, A, ae 
等 )。 尤 其 是 塑料 包装 物 以 及 一 次 性 
使 用 的 塑料 制品 ， 已 成 为 城市 生活 垃 
圾 的 主要 组 成 之 一 ， 容 易 被 人 们 随意 
A, ARAB RA, MR 
城市 、 陆 地 、 海 洋 造 成 景观 污染 ， 琶 
坏 环 境 生态 平衡 ， 基 至 危及 野生 动物 
的 生命 ， 因 而 这 部 分 废弃 塑料 被 人 们 
指责 为 “白色 垃圾 "。 国 外 常 将 此 称 
之 为 “塑料 垃圾 ”- 

ABR white support S-A 
谱 中 常用 的 硅 攻 十 型 载体 ， 与 红色 载 
体 的 制作 过 程 相 同 ， 只 是 存 烧 烧 前 于 
诛 料 中 加 人 少量 的 助 培 剂 如 Na, CO, 。 
爆 烧 后 、 由 于 氧化 铁 变 成 了 无 色 的 铁 
HBAS Se, MERRER LER 
白色 。 与 红色 载体 的 化 学 成 分 基本 相 
ii, 只是 Na0 和 K,0 HAAR A, 
白色 载体 表面 的 孔径 较 粗 约 8 ~ 
9pm， 比 表面 积 小， 只 有 1.0m - 
g“。 机 械 强 度 不 如 红色 载体 ， 但 表 
面 活性 中 心 显著 减少 ,吸附 性 能 差 ， 
与 极 性 固定 液 配合 较 好 ， 适 用 上 分 析 


eve Se. 
Bastin = percentage error 

HIR. SUARE. 
FRESH 


又 称 


semivonservative repli- 


cation 


指 双 螺旋 DNA 在 复制 过 程 | 


F, EREGI DNA 中 会 有 一 条 局 i 物 闫 型 的 华 取 来 说 ， 是 表征 各 种 念 属 


FRR DNA， 另 一 条 是 新 合成 的 。 : 


这 种 复制 模式 ， 称 为 半 保 留 复制 。 其 


过 程 是 ， 双 链 DNA FEAR FE AAR 
单 链 、 然 后 以 这 两 名单 链 为 模板 合成 
SAM TAME { 子 链 }、 完 成 由 一 个 
亲 低 代 DNA 分 子 变 为 两 个 机 同 的 子 
代 DNA 分 子 的 复制 。 

半 波 电位 half-wave potential; Ey 
在 被 谱 波 或 伏 安 法 中 、 极 谱 波 或 伏 安 
曲线 的 上 升 部 分 ， 污 总 电流 与 残余 电 
该 之 差 等 于 极 息 扩散 电流 的 -… 半 时 ， 


指示 电极 的 电位 ， 邑 上 = i, ot, 


=E，。 湿 度 和 支持 电解 质 浓度 ， | 


定时 ， 某 物质 极 谱 波 或 伏 安 法 的 半 波 
电位 具有 : 汗 的 数值 ， 与 该 物质 的 浓 
度 和 所 使 用 仪器 的 性 能 无 关 ， 这 是 极 
谱 或 伏 安 定性 分 析 的 依据 。 

半 断 跃迁 half-field transition 在 
测量 一 重 态 化 合 物 的 ESR Hat, & 
了 能 够 在 高 场 观 测 到 正常 的 允许 跃迁 
CAMs = +1) 的 信息 外 ， 在 低 场 ， 由 
TM, 不 得 是 好 量子 数 ， 还 可 观测 到 


禁 阻 跃迁 CAM, = 42) 的 信号。 对 | 


Tt LA X BEER ESR 谱 ， 


=l 


A ER T- RE 300mT AH, m 


AM, = + 2R0 ERE i BLE 150mT 左 
6. 的 为 允许 跃迁 共振 磁场 的 一 半 ， 
REIESE, ORR. KR 


RS A PETE = A NER. 
FAR pH fE pHi value HEAR 
Bob PABA RR SE, BER 
50% RABAT pH 值 ， 称 为 该 体系 
的 pH}。 WRU TRS Re 


IMATE, HOS Re 
A, PHL 的 差 值 至 少 有 两 个 pH 单位 


| 二 能 一 次 分 离 完 全 ; 对 三 价 金 赂 离 


子 ，PH 之 差 可 以 小 - 些 。 

半 导 栖 激光 器 。 semiconductor laser 
利用 下 和 铅 偏 置 下 半导体 的 P-N 结 中 电 
于 与 空 钦 的 复合 发 生 的 装置 ， 称 为 载 
APRA HARBOE, CRE 
BOLE. wR -MESR ES, 
工作 波长 范围 从 可 见 光 到 约 30pm 红 


i 外 光 区 ， 由 所 用 激光 材料 决定 。 


半导体 检测 器 semiconductor detec- 
tor ”利用 加 了 电压 的 半导体 被 射线 照 
射 时 可 以 产生 电流 的 原理 制 成 的 检测 
a. TEX HAD PH AA Si 
(Li) 半导体 检测 器 ， 其 最 大 的 优点 
是 具有 很 高 的 检测 效率 和 能 量 分 辩 
率 ， 而 且 适 用 的 能 量 检 测 范 围 大 ， 黎 
盖 了 大 部 分 轻 元 素 和 重 元 素 特 征 和 射 
线 的 波长 范围 。 主 蓝 缺 点 是 对 所 用 的 
半导体 材料 要 求 较 高 ， 制 作 工 艺 复 
杂 ， 对 电子 线路 的 要 求 也 较 高 ， 而 且 
需 在 液 气温 度 下 工作 。 

半导体 探测 器 ”semiconductor detec- 
tor 一 种 用 半导体 材料 制 成 的 电离 辐 
射 探测 器 .. 它 是 通过 核 辐 射 作用 于 半 
导体 耗 尽 区 (探测 器 的 敏感 区 ) 产生 
载 流 子 而 形成 的 电 脉冲 信和 叶 以 探测 核 


& ban 2 


辐射 的 器 件 。 当 辐射 进 人 半导体 中 的 
FRR (pn). Œt E H h 
穴 ， 在 导 带 产生 自由 电子 ， 在 反 向 偏 
EBEFA. EFA n 侧 区 域 迁 
6. SAG p 侧 区 域 迁移 ， 在 半导体 
输出 端 产生 电 脉冲 信和 号。 产生 电 子 - 空 
人 穴 对 的 数目 与 人 射 核 辐射 的 能 量 成 正 
Hh. BREE ie Ae. SAE A 
物 半 导体 。 根 据 产生 半导体 耗 尽 区 
(pn) HAAR, EAR, 
RSME. A AE. PER 
DERMAL ERE. ATP 
PRM SRE oT PR BE. BAS AP e 
子 ， 对 所 有 进 人 探测 器 灵敏 区 的 重 粒 
子 ， 探 测 效 率 为 00% 。 锂 漂移 型 探 
测 器 的 探测 灵敏 层 摩 ， 用 于 探测 y 射 
KARR. HAP ee 
TEARM Jan ee 
型 Y 探测 器 ， 对 Y 射线 有 很 高 的 能 量 
TR BAR A, FE 
RUBY eS PRA, APE + 
日 线 、 能 量 低 至 几 千 电子 伏特 的 X 射 
线 和 高 能 轻 带 电 粒 子 。 半 导体 探测 吕 
结构 简单 ， 能 基 分 辩 率 高 ， 能 量 线性 
A. EREI., HE, ERE 
ARRENE BHM, SLAA 
HARA. 

半 电 池 half cell 由 一 支 电 极 与 试 
验 溶 液 移 成 的 电化 学 体系 ， 该 体系 无 
法 知道 电极 的 电位 ， 也 无 法 通电 使 体 
又 进行 电化 学 反应 。 由 两 个 半 电 池 组 
成 的 化 学 电池 ， 其 电动 势 为 两 个 半 电 
池 的 电 仓 之 差 . SAAB, 

半 定 量 分 析 semiquantitative analy- 
ss 论 指 那些 对 测定 组 分 合 量 准确 性 


a 


要 求 比 定量 分 析 稍 差 的 分 析 方 法 ， 其 
ea Ee. Ra. RAE. 常用 
十 : CL) 只 希望 得 知 被 测 组 分 的 大 致 
情况 ,以便 进一步 选择 合适 的 更 为 淮 
确 的 定量 方法 ; (2) 只 要 求 分 析 速 度 
Rh, 不 志 追 求 成 分 的 准确 舍 量 。 例 
如 ， 某 种 合金 型 号 的 确定 ， 工 业 生 产 
中 的 中 间 控 制 ， 法 医学 中 毒物 是 否 超 
过 致死 量 的 鉴定 ， 产 顺 中 某 些 有 害 物 
质 是 理 超 过 法 定 标准 的 分 析 等 ; (31) 
试 样本 少 ， 暂 没有 理想 的 定量 分 析 可 
采用 等 。 

半 峰 电位 half-peak potential; Ep 
PRHHNREE . PREAH 
RHA, 4H yRa m 
ee Fe EE i A: A:n] 
电位 ， 其 值 为 


由 于 半 波 电位 E, 约 在 蜂 电位 E, 和 半 
峰 电位 ge 间 的 中 点 处 ， 因 此 作为 可 
逆 波 的 判 据 可 借助 于 
-2 2 BF 
1E, -Ezi 522% 


At, n 为 电极 反应 的 电子 转移 数 ; F 
为 法 拉 第 常数 ; 请 为 气体 常数 ; 了 为 
热力 学 温度 。 

Wit peak width at half-height 
SRE SEE. FERE, KARE, 
区 域 半 宽度 ， 是 色谱 峰 高 一 半 处 的 贬 
宽度 ， 用 Wien, FER 5 


差 的 关系 为 本 = 20 /Ime Wi = 


2.3540。 和 参见 标准 偏差 条 ; 参见 保留 
Aa. 
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半 各 分 电流 semiintegral current 


在 线性 扫描 伏 安 法 的 实验 条 件 下 , M, 
其 的 入 号 县 一 个 电流 的 半 积 分 值 , 它 ， 
不 随时 间 而 变化 。 记 为 m, 单位 为 


学 方法 ， 当 以 滴 系 电极 为 工作 电极 ， 


了 时 ]m 的 极限 值 

m =nFAD? e 
At, 4 为 电极 面积 Di 为 电 活 性 物 
质 的 扩散 系数 ; 5 为 电 活性 物 策 的 本 
HERRE; n 为 电极 反应 的 电子 转移 数 ; 
FOETUS PR. 

EHA hapten ”又 称 为 不 完全 抗 
KR (incomplete antigen), 本身 没有 免 
疫 原 性 ， 从 有 免疫 反应 性 的 物质 。 半 
HRAKZAbS TOR, 大 各 数 多 
W K EER, A 
等 均 属 半 抗 床 。 半 抗原 单独 作用 无 免 
疫 店 性 ， 当 与 大 分 子 蛋 白质 载体 结合 
形成 半 抗 原 -载体 复合 物 时 ， 可 获得 免 
疫 原 性 。 该 种 复合 物 不 但 可 以 刺激 机 
体 产 生 针 对 半 抗 原 的 抗体 ， 也 可 刺激 
WAER te A RK. 

半 谱 带宽 度 half band width 吸收 
谱 带 峰值 强度 一 半 处 的 谱 带 宽度 ， 党 
用 Av. em, 单位 为 cm 一 。 一 般 情 


况 下 流体 或 固体 育 机 化 合 物 的 红外 吸 | 


收 谱 带 药 半 宽度 约 为 5 ~20em…。 
IRE semi-insion method JRE 
烧结 法 或 芳 伦 士 -史密斯 法 【Law- 
rence-smith brocessy 。 分 析 测 定 中 对 用 
溶剂 不 能 溶解 的 男 体 试 样 ， 特 别 是 酸 


不 能 溶解 的 不 溶性 物质 ， 需 要 采用 熔 
融 的 方法 处 理 试 样 。 半 熔 法 是 一 种 采 
用 碱 性 熔剂 的 碱 性 熔融 法 : A MER 
金属 ， 它 不 是 采用 常用 的 含 碱 金 属 的 


Bt Asst). Rep | 碱 性 熔剂 ， 而 是 采用 CaCO, + NHC 
以 mE 的 关系 曲线 为 基础 的 电 分 析 化 ; 作为 熔剂 与 试 样 一 起 加 热 至 半 熔 状 


态 ， 使 试 样 中 碱 金属 元 素 以 可 溶性 


对 可 逆 体 系 的 氧化 波 [ 在 ct0.09 =0 ”氧化 物 形式 存在 ,进而 用 于 分 


Hy BSE 

半数 感染 剂量 median infection 
dose ”简写 为 Doo 将 … 定 剂量 的 感 
染 因 子 与 实验 动物 或 培养 系统 接触 ， 
在 一 定 条 忻 下 .使 半数 ($09 ) 实验 动 
物 或 培养 系统 受到 感染 的 感染 因子 
的 剂量 。 

ÆA ERIN median tolerance 
limit; Thm MFK k H AE ae Ek F 
数 存活 浓度 。 在 商检 中 又 称 为 耐 药 中 
其。 是 将 一 定量 或 浓度 的 药物 喂食 色 
类 等 水 生生 物 或 其 他 实验 动物 ， 引 起 
半数 受 检 动 物 死亡 的 剂量 或 浓度 。 它 
是 一 个 统计 值 ， 受 被 给 动物 个 体 差异 
的 影响 较 小 ， 代 表 性 好 ， 常 用 来 表示 
Hy RY fe He SK E E HE A — 
个 指标 。 

半数 致死 量 meqian lethal dose; 
LDw; LD, 致死 量 细 和 的 简称 。 指 
能 使 动物 个 栖 数 和 所 致死 时 的 毒物 
量 ， 或 电离 射线 的 射线 量 。 个 体 的 感 
受 性 差异 显著 时 ， 使 用 最 小 致死 重 


| (MLD) 更 为 方便 。 电离 放 射线 的 


ILD; 一般 是 采取 强力 的 短 时 间 的 全 身 
照射 ， 并 用 照射 后 30d 以 内 的 被 照射 
个 体 数 有 半数 死亡 的 射线 量 来 表示 。 
如 果 不 是 30d， 例 如 只 观察 到 28d, 


| fa 


ban t 
则 多 用 -52 或 LD。 (28) RER- 
PRR hilfe HIEMER 


ERRE E — TAT TAT, A 中 
Bon. PPEP REFER, WAR 
半 训 期 可 以 进行 核 素 的 鉴定 。 半 驯 期 
与 衰变 常数 4 的 关系 是 


y „n2 _0. 693 
wena A 


半 徽 分 电流 semidifferential current 
三线 性 扫描 伏 去 法 的 实验 条 件 下 ， 测 
其 的 信号 是 一 个 电流 的 半 微 分 值 ， 它 


不 随时 间 而 变化 。 记 为 e, 单位 为 安 ， 用 于 实验 室 制备 规模 、 比 通常 的 制备 


as- 去) 。 半 微分 极 谱 法 | 


+ Pr CA; 


<0. Olmi) 时 称 为 超 微 量 分 析 : 
aE BFE 


semimicro-column 内径 


”为 1 ~2mm 的 填充 型 色谱 柱 。 


是 以 e-E 的 关系 戎 线 为 基础 的 电 分 析 


化 学 方法 。 当 以 滴 汞 电极 为 工作 电 
E, HEDDER, Æ E =EL} eR 
ARAE., 


oF 
e= Far p? 


AH, 4 为 电 松 面 积 : "为 电位 扫描 
速率 ;Ds 为 电 活 性 物质 的 扩散 系数 ; 
c ARED EA EIR E;n 为 电 
极 反 应 的 电子 转 称 数 ;FF 为 法 拉 第 常 
HR 为 气体 常数 ;T 为 热力 学 温度 。 
EQS} HT semi-micro analysis 
定 其 分 析 中 根据 所 用 试 样 数量 儿 少 及 
操作 规模 进行 的 一 种 非 基于 严格 标准 
的 分 类 法 。 通 常 当 试 样 用 量 为 0.1- 
lg (或 体积 > LDOml) 时 ， 称 为 常量 
分 析 ; 当 试 样 用 其 为 10 ~ 100mg (或 
体积 1 ~ 10ml) 时 称 为 半 微 量 分 析 ; 
HAHEN OI ~ 10mg {或 体积 
0.01 ~ tml) 时 称 为 微量 分 析 ; 当 试 
样 用 量 为 人 lmg 以 下 (或 体积 


半月 点 meniscus point aR 
点 。 TPR DR ERE EMY HS 
化 、 试 样 崩 解 后 在 试 样 上 上 部 出 现 弯 月 
E (meniscus) 时 的 温度 固体 自 初 
迟 至 终 榨 ， 一 般 可 分 为 五 个 阶段 。 各 
国药 上 典 方法 对 熔点 测定 及 判断 未 尽 一 
致 ， 如 美国 药典 方法 以 半月 点 作为 熔 
A Bia &. 

半 制 备 柱 


semi-preparation column 


柱 尺 十 小 的 色谱 柱 。 通 常 内 径 为 
l ~2cm， 柱 长 为 25 ~ 50cm, 

HREM half-lethal dose 对 生 
物 朋 作用 的 物质 如 药物 、 化 学 制品 ， 
放射 性 物质 或 物理 因 台 如 射线 足以 引 
起 生物 群体 半数 个 体 致 死 的 量 。 它 反 
ORS ARE, NAR, BE 
同一 生物 的 不 同 品种 具有 不 同 的 半 致 
死 剂量 。 

FERS median lethal concen- 
tration 衡量 存在 于 水 中 的 毒物 对 水 
生动 物种 存在 于 空气 中 的 毒物 对 哺乳 
动物 乃至 大 类 的 寒 性 大 小 的 重要 参 
数 。 毒 物 的 致死 效应 与 受 试 动物 暴 坑 
时 间 有 密切 关系 。 在 动物 急性 毒性 试 
验 中 ,使 受 试 动物 半数 死亡 的 毒物 法 
度 , ALD, Ra. WRH LD HAR 


， 水 中 毒物 对 水 生生 物 的 急性 毒性 ， 必 


须 在 LD. RTE AA RET 

PEH satellite tine 在 X 射 线 荧光 
光谱 学 中 ， 伴 随 主 线 出 现在 主线 邻近 
的 谱 线 。 附 有 伴 线 的 主线 ， 也 被 称 为 


ut 


f@ bac Ti 


“FEE” (parent line), WE E EER 
PRR AREA. 反之 ， 则 
被 称 为 长 波 伴 线 。 伴 线 的 起 源 ， 多 数 
是 一 个 原子 同时 或 几乎 同时 发 生 内 层 
双 电 离 、 继 而 引起 电子 双 有 跃迁 的 结 
果 ， 在 极 少数 的 情况 下 ， 也 可 能 来 自 
三 电离 化 的 原子 。 伞 线 的 起 因 与 单 电 
离 原 和 子 所 产生 的 谱 线 具有 显著 的 区 
别 ， 不 能 简单 地 用 能 级 图 列 出 . 
SM occlusion 一 种 物质 沉淀 
时 ， 痕 量 共存 离子 吸附 在 正在 生长 的 


盖 机 械 地 进入 沉淀 物 中 的 现象 。 它 是 
共 沉 注 现 象 的 一 种 ， 这 种 包 藏 现象 的 
发 生 ， 非 唱 型 沉淀 比 晶 型 沉淀 要 多 ， 
快速 沉淀 比 惕 迷 沉 淀 要 多 。 

BEL RFI coated ion ex- 
changer 通过 氨 键 、 吸 附 或 静电 相 
互 作用 ， 在 载体 的 表面 覆盖 一 层 功 能 
分 子 后 得 到 的 离子 变换 剂 。 其 载体 可 
以 是 未 经 修饰 的 有 机 桔 合 物 微 球 、 多 


筷 硅 腔 微 球 ， 也 可 以 是 表面 功能 基 化 


的 某 类 其 他 色谱 填料 。 

包 要 型 填料 ”woated packing materi- 
al 通过 毛 键 、 吸 附 或 静电 相互 作用 
， 在 表面 多 孔 型 或 全 密 孔 型 载体 的 表面 
骤 盖 一 层 功 能 分 子 层 制 得 的 液 相 色谱 
填料 。 其 载体 也 可 以 是 表面 功能 基 化 
的 某 类 固定 相 , 切 能 分 子 通 常 都 是 一 
些 有 机 大 分 子 化 合 物 ,如 三 甲 基 乙 二 
ERLE, FR RRR EE AH 
MF. 

包 结 常数 inclusion constant 一 分 
子 将 男 一 分 子 包 结 形 成 包 结 化 合 物 


{ inelusion compound, clathrate com- 


pound) 时 的 结合 常数 ， 是 研究 包 结 
反应 平衡 、 反 应 机 理 以 及 包 结 物 结构 
的 重要 和 参数， 影响 包 结 常数 的 重要 办 
素 有 包 结 品格 的 形状 、 大 小 及 其 与 窜 
体 分 子 的 形状 、 大 小 是 否 匹配 等 。 包 


| 结 常数 的 计算 通常 可 通过 B-H 方程 、 


Hill 图 、Scatchard 图 等 求 得 。 BR 
Benesi-Hildbrand 方程 条 、Hill 图 条 、 
Seatehcard 图 条 。 

AHR 


inclusion reaction — 4} 


; 子 将 另 一 分 子 包 结 形成 包 结 化 侣 物 的 
沉淀 表面 ， 而 后 又 被 随后 的 沉淀 屋 覆 


反应 。 包 结 化 侣 物 最 初 的 例子 是 
1945 Œ H. M. Powell 发 现 的 对 革 二 酚 
与 甲醇 的 复合 牺 结 晶 。 该 结晶 中 三 个 
对 革 二 酚 分 子 通 过 和 氢 键 作用 形成 笔 
R., 甲醇 分 子 被 包 结 在 笔 中 。 一 般 的 


| 包 结 化 合 物 都 星 结晶 态 ， 其 中 的 一 分 


子 形成 隧道 形 、 层 状 或 网 状 等 多 种 时 
构 〈 称 为 主体 )， 另 一 分 子 【 客 体 ) 
被 包 结 在 晶 格 中 央 。 包 结 化 合 物 中 分 
于 间作 用 力 并 不 起 主要 作用 ， 而 包 结 
晶 格 的 形状 、 大 小 是 否 与 客体 分 子 相 
匹配 有 是 形成 包 结 物 ， 以 及 包 结 物 稳定 
SSM GRA. MW, BIE. 
RAE. ER. KERKERS 
与 客体 分 子 的 反应 也 可 视 作 也 结 反 
应 。 在 超 分 子 结构 的 设计 以 及 主客 体 
分 子 识别 中 经 常 利 用 包 结 上 反应。 

BEA clathrate compound 
由 主体 的 第 状 【 隧 道 或 夹心 ) m, 
异 分 子 间 引力 将 客体 包 结 形成 的 单 相 
固体 化 合 物 。 in, AMS. M. 
TERHERE: 尿素 分 子 通过 
气 键 结合 成 螺旋 状 结构 ， 包 住 某 些 脂 
肪 烃 、 醇 、 酸 、 腔 等 分 子 所 形成 的 化 


及 boo 1 


合 物 ; 中 央 有 和 孔 可 匹配 客体 的 物质 
【如 环 糊 精 改 袍 沸石 等 ) 与 许多 有 机 
分 子 形成 的 北 合 物 等 .可 用 于 分 离 元 
素 、 化 合 物 及 异 构 体 等 。 

ELAR BH iodine staining 
显示 凑合 偿 涂 片 中 原虫 包 午 的 … 种 染 
Be. Rf, A A p E, EA 
E Pr. ALR EA. 

WER thin layer plac ”又 称 薄 
i. WE. BRR 
BUBB. Bae. FR 
层 的 材料 多 为 各 种 吸附 剂 ， 必 要 时 可 
WAREM. LIERE H HHA E 
W. RRR, tta AEE, Bp 
DK Aha Al i Re. aA 
手工 鱼 层 ， 也 可 用 铺 板 机 铺 层 ， 情 层 
BBE PRN, RHP RA 
R.o SLEE ABER. 

MBH thin layer chromatog- 
raphy scanning Fl — EI 1 ABE BY 
光束 照射 薄 层 分 离 后 的 斑点 ， 以 光度 
计 测 量 透 射 或 反射 光 强 度 的 变化 ， 用 
以 测定 物质 的 含量 。 测 定 是 在 薄 层 扫 
描 佼 中 进行 的 ， 在 被 测 物质 的 最 大 吸 
收藏 长 处 ， 游 层 板 以 一 定 速 度 顺 着 从 
起 始 线 到 展开 剂 前 沿 的 方向 称 动 ， 当 
斑点 经 过 狭 锋 时 ， 即 开始 记录 其 光 密 
BE, AREER ARNE, hee 
峰 面 积 即 可 测 知 样品 售 量 。 测 量 方式 
有 : (1) 透射 法 一 一 光线 垂直 照射 
THRAHHF HER, Withee 
PETE MIRAE; 2) 反射 法 一 一 光 
REAM TREE. 测量 色 斑 反 
射 光 的 强度 ; 
外 光照 射 下 色 斑 产生 荣光 ， 直 接 测量 


(3) 获 光 法 一 一 在 紫 | 


色 斑 所 产生 的 荧光 的 蝇 度 ， 兰 色 广 不 
产生 荣光 ， 用 荧光 薄 层 板 层 析 时 ， 用 
Sob FETA THB BE Ab, 荣光 强度 减 
弱 ， 测 得 荧 诈 减弱 的 值 ， 由 于 薄 层 厚 
度 木 均匀 等 因素 ， 可 造成 测量 误差 。 
新 型 的 洲 层 扫描 仪 采 用 两 种 不 同 波长 
FY RE R es aS AA A 
Sh, SPARE RR Ea AD RE 
正 附 件 ， 可 使 测量 准确 度 提 高 。 

WEH thin layer chromatog- 
EREE BEA 
F, PARKERER AARE 
点 可 用 洲 层 扫描 仪 进行 斑点 愿 位 光谱 
拉手 ， 根 据 其 吸收 时 线 及 最 大 吸收 值 
与 已 知 化 合 物 对 显 进 行 定性 ， 也 可 进 
TITRE BS. HUE SEA E 
积 或 峰 高 与 已 知 量 对 照 进行 定量 。 上 日 
前 各 国生 产 的 薄 雇 扫描 仪 规格 不 同 ， 
性 能 各 异 ， 但 其 测量 的 原理 基本 相 
E SRI MTR. 

薄 层 色谱 法 thin layer chromatog- 
raphy TLC 将 吸附 旗 均 名 地 涂 布 在 
一 据 玻 璃 板 、 和 塑料 板 或 个 条 上 ， 形 成 
厚度 一 般 为 0. 25mm 的 薄 层 作为 固定 
相 ， 以 适当 溶剂 作为 流动 相 { 称 为 
EFM), FARRE RL A 
的 形式 点 在 薄板 的 一 端 ， 当 薄板 在 密 
闭 槽 内 进行 展开 时 ， 由 于 各 组 分 被 展 
开 剂 载 带 移动 的 距离 不 同 而 形成 相互 
分 离 的 斑点 ， 经 显 色 或 直接 利用 薄 层 
扫描 佼 进行 定性 、 定 其 分 析 。 按 分 离 
机 理 可 分 吸 耐 、 分 可 、 离 子 交 换 、 排 
阻 、 亲 和 等 薄 层 色谱 法 。 与 纸 色 溺 法 
相 比 ， 薄 层 色 谱 法 分 离 效果 较 好 ， 班 
RRSP, MBS, Fe 


raphy scanner 


常用 的 分 离 广 法。 参见 展开 剂 条 ,， 

DT RH bellieular ion- 
exchanger 出 具有 较 好 刚性 的 固体 情 
性 核 【如 低 交 联 度 的 聚 藉 乙烯 核 ) 
和 核 让 一 司 带 交换 基 团 的 树脂 洲 膜 组 
BHATE A., EPOCH, 
有 一 定 芯 水 性 .表层 的 离子 交换 薄膜 
和 和 微 筷 树脂 一 样 具 有 浴 胀 性 ， 可 进行 
AP, BMT mE 
HREL EE ME 2 BR PP A eh 
Eto) oh, DORE. FER 
~~ OIE SA PE FRESE 
AATE hl Ae te, EA 
a, AATE- NLDA ET 
说 胀 小 ， 即 使 流动 相 的 组 成 变化 很 
大 ， 也 能 迅速 达 刘 平衡 ， 因 此 适用 于 
PH, BANAT eR A 
BF MMR D, MA HK 
(0. 02mmol g 左右 )， 只 适合 作 分 
析 型 色谱 柱 填 料 。 这 种 树脂 具有 较 高 
HIS) RS 

WEE ERE pellicular mier- 
obead support 11 i PE BY Tl fh tE TETA 


击 覆 盖 - 层 对 鱼 谱 分 离 起 实质 作用 的 
功能 物质 后 所 形成 的 色谱 填料 。 这 种 
填料 的 尾 质 速度 快 、 分 离 效 率 高 ， 是 
高 效 滚 相 色 谱 中 一 类 新 型 填料 。 
WIRE film method 薄膜 法 是 将 
样品 制 成 厚 诬 适当 的 透明 薄膜 后 进行 
红外 测定 的 方法 , 包括 液 障 法 和 固体 
Wik. WASH ALE A CCl, 
CS, CHC), 或 丙酮 将 样品 溶解 ， 然 
后 将 样品 溢 液 滴 在 水 平 的 玻璃 板 .上 ， 
待 溢 剂 挥发 后 样品 即 可 成 膜 ; 也 可 把 


溶液 直接 滴 在 盐 片 [.， 在 混 室 下 成 膜 
ja, BEST SMT tht ERR 
的 深 剂 ， 或 采取 冰冻 干燥 成 膜 。 ER 
除 残留 的 溶剂 时 蒸发 速度 不 宜 太 快 ， 
以 免 产 生气 泡 ， 导 致 薄膜 不 平 。 若 液 
AH ROR ARE, RRB T 
CCL 及 CS, 等 红外 溶剂 中 ， 则 可 将 
液体 样品 直接 赤 在 盐 片 中 形成 约 
0.01mm RAR. RAE RAR 
到 合适 的 溶剂 溶解 ,但 在 熔融 时 不 发 
生 分 解 ， 可 用 热 压 法 制 成 薄膜 。 这 种 


i 方法 特别 适用 于 测定 能 够 成 膜 的 高 分 


子 物质 。 液 膜 法 的 优点 是 操作 简单 ， 
速度 快 ， 适 于 流体 样品 的 定性 鉴定 

饱和 对 任 一 自 旋 体 
系 , 在 产生 共 据 吸收 后 ,都 存在 使 自 旋 
再 返回 基态 的 弛 短 过 程 。 若 微波 功率 
FEW A, LA BUE A ti PED RE IE E GF g 
自 旋回 到 基态 以 维持 平衡 分 布 ,就 产 
生 了 所 谓 的 愧 和 。 当 未 达到 饱和 时 ， 
千 号 幅度 { 面积 ) 随 微波 功率 增 大 而 
线性 增加 。 开 始 饱 和 时 ,如 继续 增加 


saturation 


| 微波 功率 ,信号 强度 增加 的 速度 减 慢 ， 
珠 (如 防 璃 微 珠 ) 作 基质 ,在 其 表 | 


接着 谱 线 展 宽 并 降低 ,以 致 信号 消失 。 
AHR saturated calomel 
electrode; SCE HRA HERAA 
KCl RRR, BSC Sh 
常用 的 参 比 电极 之 一 。 其 电极 反应 为 
He, Cl, + 2e 一 一 2HEg+2C1 
fA ME saturation recovery 
FATRA Bk MP oh a RE tE G 
旋 体 系 先 达 馅 和 ,然后 用 微弱 的 微波 
场 监视 谱 线 的 复原 过 程 。 从 谱 线 的 强 
度 次 化 规律 便 可 测定 纵向 弛 珀 时 间 。 
现 最 常用 的 浏 时 方法 是 , 徽 化 强度 由 


M bao fae 


- 个 准确 的 他 脉冲 (或 组 合 脉冲 ) 带 


BIGGIE Hi. RIEL -个 场 梯度 
PAP LA BER ole FA HR F AH 
除 dS ASE I AT, Biia RE HL 
强度 的 恢复 过 程 类 似 于 反 转 局 
复 过 程 。 

饱和 回复 法 saturation recovery 
method 简称 SR 法 。PFT-NMER 测 T, 


的 方法 之 一 。 PAE SS -10E 


是 惟一 不 同 的 是 在 采集 FID 信和 号 之 
后 , 第 二 个 也 脉冲 施加 之 前 ， 加 一 


THEATER, Re 
的 均匀 性 ， 以 便 请 除 残余 的 横向 磁化 
E, BRIAR T 的 影响 ， 避 兔 相 位 
误差 带 来 的 偏差 。 此 法 对 7, 较 长 的 
核 的 测量 较 有 利 ， 缩 短 脉 冲 间隔 所 费 
时 间 。 参 见 连续 饱和 法 条 。 

愧 和 转移 电子 自 旋 共振 saturation 
transfer ESR; ST-ESR A ie HERD X 
波段 ESR 谱 获 取 有 关 顺 磁 物 种 运动 
快慢 的 信息 时 ， 它 所 能 研究 的 时 间 范 
围 为 地 ?~10 as。 当 运动 速度 慢 于 
107° s ff, ESR 所 观测 到 的 就 像 是 
“静止 ”的 顺 态 物种 。 和 饱和 转移 电子 
自 旋 共 振 则 可 解决 这 个 问题 。 现 设 所 
观 注 的 自由 基 具 有 各 向 异性 ESR 参 
数 ， 则 分 子 轴 与 静 蓄 场 夹 角 不 同 的 分 
子 将 在 不 同 的 磁场 处 发 生 共 振 。 在 具 
有 某 一 夹 角 的 自由 基 的 共振 磁场 下 ， 
PINS a WA hE 
ESR Rik eA, AK ety 


进行 旋转 运动 ， 当 正好 转 到 满足 正在 
观测 的 共 捧 磁场 的 夹 角 时 ， 则 可 观测 
到 忽 和 对 吸收 的 影响 。-- 般 需 观 测 与 
磁场 调制 同 相 位 及 差 90° 相 位 的 两 种 
2 次 微分 谱 ， 通 过 谱 图 模拟 等 解析 就 


i 可 得 到 有 关 转 动 相关 时 间 等 信息 。 观 
WW ST-ESR RAA: 一 是 不 发 生 比 


自由 基 的 转动 相关 时 间 更 快 的 饱和 减 


| 小 ， 即 有 足够 长 的 弛 珠 时 间 ; 二 是 需 


存在 各 向 异性 ESR 参数 。ST-ESR 研 


| 究 的 大 多 是 氮气 自由 基 。 
数 ) -F -RÆ PID -n >57), | 


保护 电位 protection potential 47 
达到 电化 学 保护 所 必须 达到 的 腐蚀 电 
位 临界 值 . 


保护 剂 protective agent ”加 人 到 


试 样 中 能 防止 被 测 元 素 与 干扰 组 分 形 


成 难 解 离 化 合 物 的 物质 。 其 作用 是 与 
被 测 元 素 、 或 者 与 于 扰 组 分 〔 元 束 》 
生成 稳定 的 配合 物 ， 或 者 与 被 测 元 
案 、 干扰 组 分 都 生成 稳定 的 配合 物 ， 
以 阻止 干扰 组 分 与 被 测 元 素 之 间 生 成 
难 解 离 化 合 物 。 如 加 人 EDTA, CS 
FERBER, ELARA 
钙 生 成 准 解 离 的 化 合 物 ， 从 而 消除 了 
磷酸 根 对 钙 的 干 拢 。 

RIIE guard column RAK HIE, 
是 在 分 离 柱 之 前 安装 的 一 根 与 分 离 柱 
村 同 填料 的 短 柱 ， 对 分 离 柱 起 保护 作 
用 的 色谱 柱 。 当 有 污染 物 进入 柱 系 
统 ， 首 先 被 污染 的 是 前 面 的 保护 柱 ， 
可 以 通过 定期 对 保护 柱 进行 清洗 或 更 
换 来 延长 分 离 柱 的 使 用 寿命 。 保 护 柱 
不 是 必须 部 件 ， 也 可 在 色谱 柱 之 前 加 
装 在 线 过 滤器 等 来 威 少 分 离 柱 受 污染 
的 几率 。 


is 


OE BR retention gap 在 柱 上 
RM. AAH E EAER 


对 任何 溶质 或 溶剂 部 无 保留 必用 的 | 


毛细 答 采 消除 或 咸 少 起 始 谱 带 的 变 
T, RE EM APE EDP. on 
ARS} Bit HE BUF -EAE PAB] Bt, mR 
BUPA Fa ER AA BCR SR 
SERIES], EATEN E BL HS m BE 
W. ekea E ee T 8 F E E A A 
ERR., ERRER, 
HRA AS i e E A WR So R A, 
HERI ae OT, 使 柱 寿 命 延 长 


RAMEE. 

保留 时 间 retention time 被 分 离 
样 癌 组 分 从 进 样 开始 到 柱 后 出 现 该 组 
分 深度 极 大 值 时 的 时 间 ， 也 即 从 进 样 
开始 到 出 现 某 组 分 色谱 蜂 的 顶点 时 次 
本 所 经 摧 的 时 间 ， 称 为 此 组 分 的 保留 
Atle], Flt, AR, AUA (mno) 4 
时 间 单 位 {如 下 图 所 示 ),; 保留 时 间 
直 由 色谱 过 程 中 的 热力 学 因素 所 决 
定 ， 在 一 定 的 色谱 操作 条 件 下 ， 任 何 
一 种 物质 都 有 一 确定 的 保留 时 间 ， 可 
作为 定性 分 析 的 依据 。 
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色谱 图 


PRR RRA retention volume 被 分 
离 样 品 的 组 分 从 进 样 开 始 到 柱 后 出 现 


该 组 分 法 度 极 大 值 时 所 流 讨 的 流动 相 : 


ERL, 也 即 信 进 样 开始 到 出 现 蘑 组 分 
色谱 峰 的 项 点 时 为 止 的 这 忠 时 间 内 所 
通过 的 流动 由 体积 ， 用 WV 表示 ， w 
BÆT (m) 为 体积 单位 ,保留 体 
BV, SHR MAT i WARY V, = 
te Fy, SOB, Fy 为 色谱 柱 出 口 流 
动 相 的 流速 ， 单 位 是 ml e min’, 


保留 温度 retention temperature 

在 程序 升温 气相 色谱 法 中 各 组 分 若是 
以 色谱 峰 最 高 处 相应 的 温度 作为 保留 
值 时 ， 其 对 应 的 瀑 诬 则 称 为 保留 温 
E. 参见 穆 序 升温 气 要 色谱 法 条 。 

保留 使 定 性 法 retention qualitative 
method “种 色谱 定性 分 析 方 法 。 在 


， 则 一 色谱 操作 条 件 下 ,任何 一 种 物质 


都 有 一 确定 的 保留 值 ( 保 留 时 间 、 保 


: 留 体 积 .保留 距离 ) 。 因 此 ,可 以 利用 


i6 bao & 


已 知 物 的 保留 值 米 对 照 被 分 离 的 末 知 
物 的 保留 值 , 当 一 者 相 同时 , 即 判 定 未 
知 物 与 已 知 物 属 ] 同 一 种 物质。 直接 
利用 保留 值 来 定性 是 色 凡 分析 中 最 方 
便 最 常用 的 方法 。 保 留 值 虽 是 常用 的 
定性 指标 ,但 也 有 很 大 的 局 限 性 。 
保留 值 沸点 规律 beiling point mle 
of retention 是 一 个 经 验 规 律 。 实 验 
和 证明， 对 同族 共有 相同 破 厚 子 数目 的 
异 构 体 来 涪 ， 其 种 组 分 比 保留 体积 
V, 的 对 数 与 组 分 的 沸点 成 线性 关系 
log V, =B, T, + 8, 
AP, 8. B 为 经 验 常 数 ; 为 异 
构 体 的 沸点 。 在 色谱 定性 分 析 时 , 依 
照 沸 点 规律 ,从 已 知 组 分 保留 值 对 数 
POA FS A EAS E, B 
可 推 知 未 知 同 族 异 构 体 组 分 相应 的 保 


留 值 (还 可 推测 某 些 物质 的 沸点 ) ,与 | 


疡 得 色谱 图 对 照 , 便 可 进行 定性 分 析 。 
fe MMR ME carbon number 
Tule of retention 是 一 个 经 验 规律 。 
实验 证 实 ， 在 一 定 的 柱 温 下 ， 同 系 物 
各 组 分 的 比 保 留 体积 下. 的 对 数 与 其 
DFP RBM RARER RY I 
EY 2 时 可 能 有 偏差 ) 
log Vo=€\n+, 
AH, C. G 是 与 固定 液 和 被 分 析 
物质 分 子 结构 有 关 的 常数 ，n 为 分 子 
PRAT, REEERE, HE 
用 少数 几 种 同系 物 组 分 确定 Von 直 
线 的 斜率 ， 就 能 推 知 其 他 未 知 同系 物 
组 分 的 保留 值 或 碰 数 ， 与 所 得 色谱 图 
对 照 ， 便 可 进行 定性 分 析 。 
保留 指数 retention index WH 
kovts 指数 。 种 利用 保留 值 作 为 定 


性 依据 的 较为 可 靠 的 参数 ,用 7 表示。 
保留 指数 定性 方法 是 :选取 两 个 相 邻 
的 正 构 烷烃 作为 标准 物 ,其 中 一 个 碳 
数 为 Z, 男 一 个 为 (2 +1) , 待 测 物 策 天 
的 保留 值 必须 处 于 所 选 的 两 个 正 构 烷 


; 烃 之 则 ,将 正 构 烷 烃 的 保留 指数 定 为 


它 的 碳 数 乘 以 100, 则 待 测 组 分 前 
保留 指数 可 按 下 列 公式 进行 计算 。 
Ig F; -lg V, ] 
lg Fz., -lg Vz 
式 中 , 1, 为 竺 测 物 质 x 的 保留 指数 ; 
lf 、PF 、Yz ,分别 为 待 测 物质 和 正 构 
烷 煤 的 净 保 留 体积 ， 根 据 计 算得 到 的 
fy 值 可 与 文献 值 对 照 进 行 定 性 分 析 。 
同一 物 项 在 同一 柱 上 的 保留 值 与 柱 刘 
通常 旺 线性 关系 ， 可 用 内 插 外 推 法 求 
出 不 同 柱 湿 下 的 保留 指数 。 
保留 指数 定性 法 retention index 
qualitative method 277M 414+ Siz 
当 碳 数 正 构 烷 烃 的 混合 物 作为 样品 ， 
在 合适 的 色谱 条 件 下 进行 色谱 分 离 ， 
得 到 待 测 组 分 和 正 村 烷烃 的 保留 值 ， 
依据 保留 指数 公式 计算 出 待 测 组 分 的 
保留 指数 值 ， 将 该 计算 值 与 文献 数据 
对 照 即 可 进行 定性 分 析 。 为 了 准确 起 
SL, TORE REINER 5} FEE EAB AE 
极 性 固定 相 上 分 别 调 得 其 保留 指教 ， 
二 者 的 差 值 还 可 用 于 推测 组 分 的 结 
构 ， 有 助 于 定性 。 和 参见 保 留 指 数 条 。 
保证 值 certified value 又 称 为 标 
准 值 。. 用 准确 可 靠 的 测量 方法 所 确定 
的 以 平均 值 及 其 在 一 定 置信 水 平 的 不 
确定 度 表 示 的 标准 物质 的 特性 量 值 。 
保证 值 应 在 标准 物质 证 书 中 确认 。 它 
是 校准 测量 器 具 、 评 价 测量 方法 、 确 


I, =100| z+ 


i? 


定 标 料 特性 重 仿 和 量 值 传递 的 依据 。 

报告 基因 reportot gene: TE Ah te 
RIA WR RR. He 
因 被 用 于 任何 一 个 被 研究 的 启动 子 战 
调控 元 件 连接 ,然后 测定 报告 基因 的 
表达 程度 ,以 此 来 检测 启动 子 或 调控 
元 件 的 功能 ,在 真 态 基 因 研 究 中 , 报 


告 基因 的 选择 必须 符合 下 列 两 条 原 ， 
划 :(1 报 告 某 四 应 能 在 走 核 细胞 中 
表达 ,其 产物 对 转 妆 的 细胞 无 毒性 , 检 l 


WIRI A A HR. RO HE RGE: 
(2) 被 转 染 的 细胞 内 无 相同 或 相似 的 
内 源 性 表达 产物 。 目 前 常用 的 报告 基 
AA MER CMM AES- 


半 乳 糖苷 酶 和 双 氨 叶酸 酶 还 原 酶 等 
基因 。 
阳光 量 。 light exposure 强度 为 1 


的 光 ， 在 感光 乳剂 上 产生 一 定 的 照度 
E, ARIRIH t, MRE EHE 
党 时 间 ¢ HRR BR EEE, 

FEE calixsf m] arene BY 
甲醛 在 氢 氧 化 钠 存 在 下 加 热 反 应 得 
HAAA H th. h FEA 
于 结构 与 标 相 似 ， 便 取 用 希腊 语 中 
的 calix{ PRY 为 词 头 ,命名 为 calix 
[njarene， 中 文 译 名 为 杯 芳烃 。 其 
Fna RREKET. EARM 
图 中 a、b 所 示 。 在 莫 本 骨架 的 基 
础 上 对 产 基 进行 修饰 ， 引 人 具有 不 
同 配 位 能 力 的 基 团 得 到 结构 c，e。 
HP c Hd 4} Rt K* A Cs gk 
REJETER, RAREN e 
AE F ol fi 28 BY UD3 不 权 
有 很 高 的 结合 能 为 ， 而 且 有 很 好 的 
选择 性 


a: m=], R' =t-Bu, R?=H 
b; m=5, R' =t-Bu, R? =H 
e: mal, R' =1-Bu, R? =CH,COOEt 
d: m=3, R! =t-Bu, R? = CH COOEL 
e; m=3,R' =50,Na,R? = CH, COOH 
TUSSI eM detection of shell- 
fish toxins ”由 类 在 养殖 过 程 中 内 于 食 
物 链 的 传递 和 生物 昧 积 作 用 滤 食 了 海 
APRA EA, ， 而 在 贝 体 中 积 


| 票 的 一 类 毒性 很 强 的 非 蛋 白 毒素 ， 包 
| FRE ae, BELE, ee 


NE, ICR. MESEN 
检测 方法 有 生物 测定 法 和 化 学 测定 
法 ,生物 测 定 法 主要 是 广 射 小 白 筷 
法 ， 化 学 测定 法 是 将 待 测 风 肉 中 的 由 
类 毒素 提取 出 来 后 用 高 效 液 相 色 谱 定 
BAE. 

TERI alternative hypothesis 
进行 统计 检验 时 ， 在 原 假设 HH, 与 事 
实 有 显著 性 矛盾 的 傅 况 下 予以 接受 的 
备用 假设 。 如 检验 总 体 参 数 平均 值 
和 方差 e? 时 ， 事先 做 出 两 种 统计 假 
设 , 一 种 是 假设 被 检验 的 两 个 平均 值 
或 方差 来 自 同一 总 体 ， 记 为 A: 
=i WA 9, =0,, BPR 


8 bei # 


设 被 检验 的 两 个 平均 值 域 方差 非 来 自 
lel, AB i A a Ee 


验 时 ,总 是 先 假设 它们 是 来 自 网 一 总 | 
体 ， 某 -次 抽样 检验 所 获得 的 样本 平 | 


均值 或 样本 方 益 ， 可 能 有 差异 上 先 暂 
时 假定 造成 此 种 差异 的 原因 是 随机 谋 
Z. 而 总 体 半 均值 和 总 体 上 方差 是 -i 
的 如果 根据 样本 数据 ， 按 照 一 定 的 
统计 检验 程序 证 实在 一 定 显著 性 水 于 
就 接受 事先 所 作 的 统计 假设 名 ;: BE 
之 ,车 根据 样本 值 进行 检验 的 结果 ， 
在 -- 定 显著 性 水 平 a 下 与 原 假 设 A, 
ABET Abt. RUBS H, 
而 代 之 以 接受 另 一 备用 假设 H. A 
此 , 将 部 BARBER, m RAA 
择 假设 。 

背 晤 电导 background conductance 
FATAR F. WARNER (Hia 
相 》 PSNR, MERTEM, 
通常 将 此 时 的 背景 电导 值 设置 为 零 ， 
在 进行 样品 分 析 时 ， 洲 质 被 洗 脱 下 
来 ,将 使 背景 电 尼 值 增加 或 减 小 ， 形 
RES [BE Be rnd ERE, H 
子 与 被 测 南 子 的 摩尔 电导 率 相 差 越 
大 ， 则 得 到 的 响应 值 越 大 。 

PRET hackground correction 
Nef A Dn HE Sp TER Le PY BR RE AT BE 
正 的 操作 。 在 摄 谱 法 原子 发 射 光 谱 分 
析 中 ， 测 量 谱 线 早 度 时 ， 采 用 强度 相 
MIURA: 在 原子 吸收 光谱 分 析 
H, RAD CAE MR PR 

WRB background absorption 
FASE MR S| ea A A, 


| 收 。 包括 在 序 子 化 过 程 中 产生 的 气 


址 、 所 化 物 、 盐 类 等 分 子 对 人 射 辑 射 
的 吸收 ， 国 体 微 粒 对 光 的 散射 ， 火 焰 
发 射 、 庶 线 重 状 利 结构 背景 等 。 在 扰 
FRA P,P AAE 
分 析 线 上 ， 导 致 测量 的 吸光 上 度 值 偏 


| 高 ,影响 测定 结果 的 准确 度 。 校 正 背 


RU A A EPR ER RIE. E 
续 光 源 校 正法 、 塞 曼 效 应 校正 法 和 自 
RRE. 

GRAAF backscattered elec- 
tron; BSE METR- EFE mA 


上 EASE, -Roata TE 
| Em PAE TARE, BERR 


分 电子 被 称 为 背 和 散射 电子 ， 又 称 为 反 
射电 子 。 可 以 分 为 弹性 背 散 射电 子 和 
非 弹 性 背 散 射电 子 。 其 中 弹性 背 散 射 
电子 完全 改变 了 人 射电 子 的 运动 方 
启 ， 但 基本 上 不 会 改变 入 射电 子 的 能 
Ik; 而 非 弹 性 背 散 射电 子 不 仅 可 以 改 
变 人 射电 子 的 运动 方向 ， 还 可 以 不 同 
程度 地 损失 部 分 能 量 。 利 用 朝 散射 电 
于 成像 具有 明显 的 图 影 效 应 ， 具 有 很 
强 的 裤 度 ,但 容易 失去 许 欠 细节 。 背 
散射 电子 一 般 来 自 表面 记 几 个 微米 的 
深度 范围 ， 携 带 有 体 相 材料 的 特性 ， 
其 产 率 随 灌 子 序数 的 谱 加 而 增 大 。 它 
AML BY A St a PP a Ze SE. ma 
以 显示 元 率 分 布 状 态 以 及 不 间 相 成 分 
区 域 的 轮 麻 。 利 用 背 散 射电 子 的 信息 
强度 可 以 获得 背 散 射电 子 像 。 
BEB backscattered elec- 
tron image 在 电子 束 与 固 壤 样品 
WARS, SPR 
HAT. CoRR KIT A 


AMR bei 19 


用 背 散 射电 子 的 信号 与 位 置 关系 进行 
扫 揪 就 可 以 构成 显 微 打 描 图 像 ， 称 为 


TARET. 在 实际 分 析 中 ， 利 用 | 
| 射 谱 的 能 量 坐 标 E(x) 姓 的 计数 ， 可 


电子 东 扫 描 样 品 表 面前 一 定 区 域 ， 问 
时 用 探测 到 的 被 散射 电子 信号 来 调节 
阴极 射线 答 的 亮度 ， 或 用 电 了 检测 器 
就 可 以 装 得 样 岛 表面 的 形 貌 分 布 图 。 
背 散 射电 子 像 的 反差 主要 来 源 于 样品 
BUSPAR AE EA A PE ih Be A Lt 
$- PA, FN HF REAR AT 
SET SE A tH 22 TI 

背 和 散射 电子 形态 像 backscattered 
electron topography image [D4 BREE AY 
RELATES EAT ee oe 


RRM TRH LR, ARO 
AFR AA A Re re | 
因此 从 人 有 眼 来 看 ， 背 散射 电子 像 比 一 : 


DO RECA EOE A RR. te 
ABKWRE. 适合 于 样品 表面 的 形 
SAH 


WKH 析 backscattering analy. | 
sis; BSA 利用 后 角度 的 弹性 散射 进 ， 


行 分 析 的 ok. SAT Se 
BORA REDE. In KA E g RETE ee 
挤 前 后 保持 不 变 ， 只 是 将 自己 的 一 部 
分 动能 转移 绍 革 核 使 寺 核 发 生 反 溃 ， 
而 自己 在 靶 核 库仑 场 作用 下 偏离 原来 
的 运动 方 和 上， 此 称 为 弹性 散射 ， 叉 称 
为 卢 瑟 福 散 射 ， 具 有 .- 定 能 量 的 人 射 
粒子 在 确定 的 散射 角 日 被 散射 ， 风 散 
射 粒子 的 能 其 与 邦 核 的 质量 有 … .一 对 
应 关系 ， 因 此 ， 可 根据 散射 粒子 的 能 
BEWERTE: BO ot 
K. 质量 分 养 率 越 好 ， 一 般 在 0 = 
160° ~170° 方 向 探测 散射 粒子 。 从 样 


总 表 面 下 不 同 深 度 * 处 与 从 样品 表面 
被 散射 的 粒子 飞 达 探测 器 所 具有 的 能 
量 之 差 AE 与 深度 x 相对 应 ， 由 背 散 


以 获得 有 关 x Ah AY Ze FB Oe EAE B., 
PRT RAGE TT 28 RRS Sa A 
度 测量 。 

UH barum number 纤维 经 丝光 
后 对 氢气 化 钢 的 吸收 量 ， 与 丝光 前 对 
DALARAN. ARH 
易 中 ， 常 用 此 指标 卫 量 棉 织 物 经 光 效 
果 。 HA AIA UA 100, #456 
织物 钢 值 在 135 ~ 150 26, PALE 
150 以 上 表示 棉 纤 维 充 分 经 光 。 

FEM overtone hand KS 
HER. 

倍数 计量 单位 multiple unit of 
measurement FE 29 Lt, $ eh 4 = ST 
AL RAS ARR EE, AA 
fir eal OES Be fie ST 词 关 构成， 为 
10 进 制 和 10” 进 制 ， 如 长 度 单 位 米 
tm) ， 售 数 单位 有 干 米 (km), 

被 测 核 素 的 NMR ot E 
NMR absolute sensitivity for detected of 
nuclei PERERA AREENA 
OM EA NMR RYE, RMR 9 
NMR 绝对 灵敏 度 正比 于 YNI(CT+1)。 
7 和 7 分 别 是 某 核 的 磁 旋 比 和 自 旋 量 
子 数 。 参见 磁性 核 相 对 可 接受 度 条 。 

EMER NMA ENIRE 
NMR relative sensitivity for detected nu- 
clei StA HAS, 
其 他 实验 条 件 -- 样 的 情况 下 ， 以 某 种 
HEREJES 作为 参考 ( 常 取 'H 
或 "C EBA, REREN), Hey 


20 «pel BAH 


的 灵敏 度 SS 之 比 . 在 低频 情况 | 


有 二 -2 [i | TAIS, BIRERE 


et +l) 
TERT AS - ( zy [ i +), 


y 和 了 分 别 是 Se EHI ie He E he gt 
SRM, Fine 为 参考 核 之 意 。 


被 测量 measurand Fa MBH | 


量 ， 包 括 已 测 得 的 基 和 待 测 量 的 量 。 

#2 BRE RI passive agglutina- 
tion test FAL EE 
的 对 应 抗体 的 试验 。 先 将 已 知 抗原 分 
TRER- KDEA (WME 
EZ ME BEPL. 红细胞) 上 ， 当 对 应 
的 抗体 存在 时 ， 抗 体 与 这 些 吸附 在 小 
颗粒 上 的 抗原 分 疗 特 异性 地 结合 ， 使 
小 膝 粒 发 生肉 腿 可 见 的 被 动 凝集 。 

EE background 探测 器 上 未 放 
置 放射 性 样 吕 时 测 独 的 一 定 计 数 。 
李 底 的 来 源 有 宇宙 射线 、 周 围 环 境 
的 放射 性 、 电 子 学 噪声 。 本 底盘 加 
SUS i, Be eg a i E HE 
确 性 ， 需 进行 本 底 校 正 。 通 常 是 在 
测量 样品 放射 性 之 前 ， 先 测量 本 底 
计数 ， 再 从 样品 放射 性 计数 中 减 去 
RITHM, DBR RIA RRR A 
放射 性 计数 值 。 

+ EAA background + mass 
spectrum ERFARET. 
由 清洗 仪器 的 残留 溶剂 、 样 品 记忆 、 
ETRA. HPHH., RAL 
太 各 种 污染 所 产生 的 后 谱 图 ， 即 为 本 
底 质 谱 图 。 如 果 本 底 质 谱 的 离子 峰 多 
且 很 台 ， 在 进行 样品 测试 时 ， 不 公会 
影响 仪器 的 最 佳 性 能 ， 杰 会 成 为 样品 


赠 图 中 的 背景 谱 图 【《 即 本 底 谱 图 ) ， 


图 ， 才 能 得 到 真正 的 样品 质谱 图 。 
Re EMA anilinonaphthalene 
sulfonic acid 常见 的 有 1,8-ANS(1- 
ERE-S -WERE ) A 2 ,6-TNS (6-3 P 
ERAR- 1 8-ANS 的 分 子 
式 为 Cue Hy, NOS, AF Hk 299. 34, 
最 大 吸收 藏 长 在 265nm 和 3501m, Æ 
AR HERET RH 515nm, 


| 0.004 【水 中 LA 4680m, 0,32 


(LEF). SREB PA, E 
在 非 极 性 游 剂 中 的 荧光 波长 向 短波 移 
动 同时 量子 产 率 显著 增加 ， 因 此 是 常 
见 重 白质 、 生 物 卉 或 溶剂 极 性 等 的 这 
36 HE et. 2, 6-TNS 的 分子 式 为 
CHa NOS, 4313.37, 5 1,8- 
ANS 一 样 也 是 常见 蛋白 质 ， 和 生物 膜 
或 溶 旗 模 考 等 的 荣光 探 针 。 水 中 的 最 
大 吸收 波长 在 223, 263, 317, 
366nm。 最 大 荧光 波长 及 量子 产 率 为 
500nm, 0.0008 (K 中 ) 429nm, 
0 52( ZAR); 413nm, 0. 300 = 
六 环 中 ); 48am, 0.12 (丙酮 中 ); 
466nm，、0. 147 乙 二 醇 中 )。1.8-ANS 
和 2,6-TNS 结构 式 如 图 所 示 。 

= CH, 


中 
HO38 
NH 
s a 
HOS 


1,8-ANS 2? ,6-TNS 
EARP phenol sulfonic acid 
resin LARREA IE fe 3 E 


ERE bi 2} 


HARTERA. h PRHE H Tit 


FERR EAR EEA : 


R, ATLAS T E AY , 适 
EFP ARAR FRB OB 

Æ REE HE colorimetric method 
with phenylhydrazine ”一 种 测定 维 生 
素 C 会 基 的 方法 。 脱 所 抗坏血酸 和 
2,3-0 rh PSR Aj 2 4-H 
Be By Fa PEATE WIE. FE 530nm 下 


可 用 比 色 法 测定 脱氧 抗坏血酸 和 2,3- | 


[AGRA i. BREA S% 
(a RA a EE SE 
TAR 《9 加 加 Sncl 以 防 氧化 》 为 抽出 
WA; FEMUR A 用 HS RIA, tE 
氧化 型 继 牛 素 全 部 变 为 还 原型 ， 
得 抽出 液 B。 本 方法 直接 测定 抽出 液 
站 ， 可 测定 氧化 型 与 2,3. 二 
酸 的 总 其 ; 测定 抽出 被 B 可 得 2,3- 
一 辆 十 党 糖 欢 的 含 刀 ,用 2.6- 二 氛 靛 
贺 氧 化 抽出 液 A， 本 方法 可 测 得 还 原 
型 、 气 和 化 型 及 2 ,3- 一 策 占 洛 糖 酸 的 总 


量 ， 扣 除 2,3- 二 酮 古 洛 精 酸 的 含 基 盈 | 


为 维生素 已 总 含量 。 

RAM pumped laser 光 通 过 
增益 介质 后 ， 可 以 产生 雪 骨 式 的 光 放 
友 作 用 ， 即 具备 一 定 特征 的 光子 人 射 
后 ， 可 以 得 到 大 量 特征 相同 的 光子 的 
受 激 辐射 。 如 果 采 用 适当 的 方法 利 装 
置 ， 就 能 使 受 油 辐射 以 … 定 方式 持续 
下 去 ,就 能 形成 一 种 光 的 受 油 加 射 的 
振 茵 器 。 从 这 种 装置 中 持续 发 射出 大 
基 特 征 相同 的 光子 .这 就 是 激光 。 而 
这 种 装置 称 力 激光 器 。 一 般 激 并 器 都 
具有 三 个 全 本 的 组 成 部 分 激励 能 源 
(或 称 泵 浦 源 )、 工 作物 质 和 光学 谐 


Sie | 


| 
| 
| 


E. FU ROE NRA RRO. 
ERER 


specific retention vol- 


| ume 是 指 0% 时 每 克 固 定 滚 的 净 保 


留 体积 AY, 表示, 单位 是 
273 Vn 
m) = Bic RKRAW NAF m? 


m 
式 中 ， Fr. 为 色谱 柱 的 绝对 温度 ; Vy 
为 净 保 留 体积 ; m 为 固定 液 的 质 其 ， 
单位 为 g。 V 值 不 受 柱 长 HERA 
基 和 载 气 流速 等 操作 条 件 影响 ， 仅 与 
fei AK, V, 值 可 从 有 关 文 献 中 
但 到 。 

HRA specific surface area PAL 
位 质量 物质 的 总 表面 积 。 是 评价 党 孔 
HEEM (Hita. RAS) HH 
要 参数 之 一 。 例 如 .合成氨 用 的 铁 催 
化 剂 ， 比 表面 为 4 ~ lim’ eg; H 
TERA tt My 500 ~ 800m -g 
测定 比 表面 积 的 常用 方法 有 B. E T, 


fA UE FR GR A BE SS FE 
OAS 
比 对 comparison ”一 种 通过 对 比 


试验 来 评价 和 确定 分 析 质 量 和 分 析 能 
力 的 方法 。 将 给 定 物料 的 样品 分 发 给 
各 分 析 人 员 或 实验 室 ， 各 自 独立 地 进 
行 测定 ， 对 各 测定 结果 进行 统计 分 
Bt. AAMT SOTA A ae Se we oe BT He 
BATE AHH. M, H 
较 用 两 种 分 析 方 法 测定 同一 标准 样品 
的 特性 鞭 秆 来 评价 丙种 分 析 方 法 的 等 
效 性 ， 由 两 个 或 多 个 实验 室 或 分 析 人 
员 分 析 问 一 样品 或 标准 样品 ， 检 查 各 
实验 室 和 分 析 人 员 注定 结果 前 准确 度 
和 精密 度 ， 以 评价 其 分 析 测 试 水 平 
和 能 力 。 
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在 计量 工作 中 ， 比 对 是 指 在 规定 的 
条 件 下 ， 对 相同 准确 度 等 级 的 同 种 计 
EEE, PAH Tite EZ 
量 值 进行 的 比较 ， 主 要 用 于 现场 没有 
EAP T ARR E. EAZA 
EEEE FRSA. E ER it 
hae SHES GHA it Ae 
值 的 一 致 性 和 统 -… 它 们 的 量 值 。 检 定 
是 用 高 一 等 级 准确 度 的 计量 器 具 与 低 
一 等 级 准确 度 的 计量 器 具 相 比较 ， 以 
评定 被 检定 的 低 - -等 级 准确 度 的 计量 
器 的 计量 性 能 是 否 合 格 。 

EE SH EFA specific activity 
又 称 放 射 性 比 度 。 试 样 中 某 种 放射 性 
核 素 的 原子 数 与 该 元 素 在 试 样 中 的 总 
原子 数 之 比 。 对 于 非 同 位 素 载 体 样 
品 ， 指 单位 质量 物质 所 含 某 种 放射 性 
RRR. ER RRM (aT 
闻 内 发 生 核 衰变 的 次 数 ， 不 表示 放射 
性 核 素 放出 射线 的 能 量 和 放射 性 的 强 
53, GW AAW a] eae (Bq mg ') 
表示 ，iBq = 1 RE - a, 

比较 法 “method of comparison — 
般 适 于 做 单项 定性 分 析 及 有 限 分 析 。 
其 过 程 是 将 标准 样品 与 试 样 并 列 摄 
谱 ， 如 果 试 样 详 线 出 现在 标准 样品 光 
谱 中 的 对 应 位 置 上 ， 就 可 以 兰 断 某 元 
泰 在 被 油 样 中 的 存在 。 此 外 尚 有 铁 谱 
比较 法 ， 它 不 但 可 以 向 单项 测定 ， 还 
便于 做 全 分 析 ， 因 为 铁 谱 在 常用 的 光 
谱 区 域内 有 较 多 的 谱 线 存在 ， 这 些 谱 
线 已 做 了 精确 的 测定 ， 将 元 素 的 分 析 
线 分 别 标 在 铁 谱 相 应 的 位 置 上 ， 也 就 
是 说 铁 谱 成 了 -一个 天 然 的 波长 标尺 ， 


HT. 

比例 抽样 。 proportiona] sampling 
TEE AE ER A, ACRE a] 
一 的 比例 进行 抽样 。 如 分 层 抽样 时 ， 
将 样品 总 体 划 分 为 车 于 样品 层 ， 根 据 


| 各 样品 屋内 样品 变异 性 的 大 小 确定 各 


样品 层 应 珊 样 本 的 大 小 ， 对 变异 性 大 
的 样品 屡 包 抽样 ， 变 异性 小 的 样品 层 
少 抽样 。 但 在 事先 不 知道 样品 变异 性 
大 小 的 情况 下 ， 无 法 考虑 各 样品 野蛮 


| 异性 的 大 小 ,通常 都 按照 同一 的 比例 
| 从 各 样品 层 抽样 。 


bt #489 proportional valve 可 以 控 
设 定 的 比例 同时 抽取 几 种 溶液 进行 混 
合 的 浆 门 。 液 相 色谱 中 的 低压 梯 旗 话 
脱 装置 就 是 在 高 压 泵 之 前 加 上 - -个 比 
RA, ERE PSL 
RAE RRA SS. BRA 
WA. 

比 鱼 分 析 法 。 colorimetric method 根 
BRAD ARR RMA S 
的 或 经 过 一 - 定 反 应 形成 的 有 色 物 质 
的 } 深浅 确定 被 测 物质 含量 的 一 种 
分 析 方 法 ,分 为 是 视 比 色 法 和 光电 比 
色 法 。 前 者 是 使 用 一 套 质量 、 形 状 和 
大 小 相同 的 比 色 管 , 将 试 样 溶液 (被 
测 物质 售 量 未 知 ) 和 一 系列 被 测 物 质 
含量 已 知 的 标准 溶液 分 别 加 人 各 比 色 
管 中 , 在 相同 条 件 下 如 人 等 量 显 色 剂 
at EF PR BARR, AP. A 
RIAR 6, 4 ip ED He 
〈 称 为 标准 色 阶 ) BRR ET 
较 ， 以 确定 被 测 物质 当量 。 当 被 测 溶 
省 的 颜色 与 某 -- 标 准 色 阶 相近 时 , 两 


用 以 测量 其 他 元 素 谱 线 之 波长 就 非常 | 者 中 所 香 被 测 物 质 含量 相近 ， 当 被 测 
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FRM Tt FT RB eat, 
其 中 被 测 物质 含量 则 介 于 这 两 个 标准 
色 阶 液 中 被 测 物 质 的 含量 。 这 种 方法 


的 误差 较 大 , RAT. 适 于 大 批 | 
| 如 值 便于 比较 原子 量 〈 式 量 ) 不 同 的 


量 试 样 分 析 ， 现 仍 用 于 - 些 准确 度 要 
求 不 高 , 或 不 要 求 准确 浓度 的 生产 质 
基 控 制 中 ,如 朗 求 控制 某 神 组 分 的 合 


专门 的 仪器 (光电 比 鱼 计 ) 进行 这 种 
颜色 的 比较 . 由 于 用 光电 池 和 滤 光 片 
REAR ETAR, 准确 度 比 前 


者 高 ， 但 后 者 已 逐渐 被 更 好 的 分 光 光 | 


EHRE. 

HEE specifie permeability 
fA EP Ba, AB, 
表示 。 当 气体 通过 一 根 色 谱 柱 时 ， 柱 
中 填料 (填充 柱 ) 或 细小 的 管 柱 
{ 毛细管 柱 }， 对 气体 有 一 定 的 阻力 ， 
毛细 管 柱 的 8, 大约 是 填充 杜 B, 的 
10 ~ 100 4%. 


-ine 
Bo = Ap 


AT, B 为 渗透 率 ; 工 为 色谱 柱 长 ; 
3 了 为 柱 温 下 载 气 的 黏度 ;+ 为 平均 载 
气 线 流速 ; Ap 为 柱 出 口 和 进口 压力 
#; 了 为 压力 校正 因子 。 

EE BB ie FR 
efficient; absorptivity 
法 灵敏 度 的 一 种 参数 ， 以 符号 a K 
AR @ {84H 5 THR BEY Img -上 ”的 
EMU EK, Hj lem 长 的 吸收 区 
测 得 的 吸光 度 ， 以 中. go! + om se 
东 。e 值 剑 大 ， 表 示 显 色 反 应 您 灵 
敏 。 它 与 表示 显 色 反 应 灵敏 度 的 另 一 


specific absorption co- | 


表示 分 光 光 度 | 


参数 一 一 摩尔 吸光 系数 e {单位 是 
L+ mol”! + cem) 的 关系 为 
_ 5 
“= 原子 是 x1000 


物质 的 显 色 反 应 灵敏 度 。 
EER specific absorption 


量 不 小 于 多 少 , 或 某 种 杂质 的 含量 不 | coefficient method 见 比值 法 条 。 


大 于 多少 的 生产 控制 。 后 者 则 是 利用 
是 衡量 旋光 性 物质 的 旋光 能 为 的 尺 


He RESK RE specific rotatory power 


BE, 通常 对 于 溶液 或 纯 液 体 有 如 
下 定义 
CER) 


=< ( 纯 液 体 } 


RP, [al 是 在 温度 为 : (单位 所) 
时 ,用 波长 为 4 的 平面 偏振 光照 身 
时 的 比 旋光 度 ; a 是 实际 测 到 的 旋光 
度 ; [是 样品 池 的 逐 度 (dm); 。 是 


| 洲 液 的 法 度 g/i00ml) ; p 是 纯 液体 


的 密度 。 通 常用 钠 光 DD 线 
(589. 3nm) 在 205 下 进行 测量 ， 常 
记 为 [a]; 《或 [ole 晶体 的 
[ali 通常 用 1mm 厚 的 晶体 所 引起 的 
偏振 面 旋转 角度 来 表示 。 此 外 ， 也 党 
用 摩尔 旋光 度 [中 ]， RE EEE 
[al 
re; = 

AH, MEJTE. 

EHBE R value VE R, fH. 在 
纸 色 谱 法 和 薄 层 色 诺 法 中 ,用 R E 
来 表示 组 分 斑点 移动 的 位 置 ， 是 定性 
分 析 的 一 个 重要 参数 。 
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p -组 分 移动 的 距离 . 
(Sa age ah ER 


原点 至 组 分 点 中 心 的 距离 
SELES EPS) AR 


比值 导数 分 光 光 魔法 derivative | 
ratio spectrophotometry 将 导数 技术 :| 
应 用 于 比值 波谱 的 -种 分 光 光 度 法 。 | 


以 混合 物 的 流溢 除 以 干扰 组 分 的 标准 
波谱 得 到 比值 波 湛 ， 以 比值 波谱 村 波 
长 求 导 得 到 导数 比值 波谱 。 由 此 得 到 
的 波谱 可 完全 消除 干扰 组 分 的 吸光 度 
贡献 ， 从 而 完成 对 待 测 组 分 的 测定 。 
这 种 比值 导数 分 光 光 度 法 能 用 较 简 单 
的 导数 技术 完成 波谱 重 异 的 两 组 分 的 


同时 分 析 。 如 将 导数 比值 波谱 与 零 交 


点 【zero-croasing) BHAA, Bel 
完成 波谱 相互 重合 的 三 组 分 的 同时 分 
iro 国内 外 也 有 人 将 此 法 称 作为 比 光 
WSR IEICE (ratio spectra de- 
Tivative apectrophotometry ) . 

HILE ratio method 利用 吸光 度 
的 比值 索 出 样 鸣 组 分 含量 的 一 种 方 
法 。 以 两 组 分 为 后 : 设 组 分 ! 的 浓度 
Ale, CERK 1 处 的 吸光 系数 为 
By 5 在 波长 2 Rb OR ROH ays 
组 分 2 RIE c, ETER 1 处 的 
吸光 系数 为 a, TERK 2 SARI 
系数 为 ea。 吸收 池 麻 度 为 5 MERE 
长 1 处 和 波长 2 处 的 总 吸光 度 分 别 
H: A = an bc, + ap te 和 4 = 


A 
dy, be, + an bey. con = R, =X. By 
“2 
可 全 出 


_ tr + 4X 


fy + Gz, 


: 显然 ， 当 ai 远大 于 ins ay WKF 
an H 


Rex 


由 吸光 度 比 下 可 求 出 两 组 分 的 浓度 
th, #e, +e. = 常数 ， 则 可 求 得 各 组 
bi Ht. 

EEH gravimeter bottle ”用 上 比重 
Ae UR OS FP a 


i ae CA). CHEER Fa 
| RED. SRE A ch BB ie 
| 塞 好 ， 多 余 的 液体 将 从 塞 中 的 毛细 管 


诉 出 ， 比 重 瓶 中 被 体 的 体积 将 保持 一 
定 。 常 用 它 来 测定 渡 体 的 密度 


设 空 比重 瓶 的 质量 为 m, RME 
度 为 p 的 液体 时 的 质量 为 m ， 充 满 


;和 被 体 问 温度 的 纯 水 的 质量 为 ms ， 


比重 抠 在 该 温度 下 的 容积 为 VY， 则 


m; — Mh 
Poy 
y-™ -m 
Po 
| AP, m 为 纯 水 的 密度 。 从 以 上 两 
式 得 出 
ma- Mm, 
PEP Mm — M 


Ps YAMAR PAH, mo, my, m 可 
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以 用 称 重 法 测 得 ， 被 济 液 体 的 密度 p 
中 从 以 上 计算 公式 求 得 。 

比 浊 法 ”turbidimetry 通过 比较 浊 
度 而 进行 定量 分 析 的 方法 。 它 分 为 日 
视 比 浊 法 和 浊 度 测定 法 。 目 视 比 注 法 
是 将 标准 溶液 配 成 相应 的 标准 神 度 
Bt. 通过 日 测 法 来 确定 物质 的 含量 ， 
它 在 野外 分 析 、 环 境 分 析 中 有 实际 应 
FA. 浊 度 测定 法 则 是 在 济 度 仪 中 进 
行 , 它 是 基于 将 光照 射 到 县 神 液 上 测 
定 其 透射 光 强 度 ， 从 而 求 得 溶液 的 浑 
济 程 度 即 粒 耻 浓度 的 方法 。 当 粒子 浓 
ER ARE MAN, MHE 


I 
A, = -\gTalg- ech, 式 中 ,7 是 与 


粒子 的 浓度 、 大 小 和 形状 、 人 射 光波 
长 、 粒子 和 溶剂 折射 率 以 及 与 仪器 结 
构 有 关 的 常数 ; 5 是 比 济 池 厚 度 。 在 
其 他 条 件 轿 定时， 利用 粒子 浓度 与 吸 
光度 的 线性 关系 ， 由 神 度 的 测定 就 能 
求 得 最 神 液 的 浓度 。 

比 浊 位 turbidimerer ” 当 一 束 光 投 
SAFE Amk) 中 时 ， 
光 将 被 介质 中 混杂 的 微粒 散射 ， 一 部 
分 光 能 基 被 微粒 向 四 面 八 方 散射 。 由 
FRNA, ASTI AR RRA R 的 单 
色光 ， 透 过 一 定 厚度 介质 后 的 投射 光 
强度 {将 小 于 人 射 光 强 度 有 (4 一 让 
或 (hh 一 人 站/ 可 表征 介质 试 样 浑 神 程 
RE. EREET TRR 
ERRA, IEE be PPR 
仪器 。 

HE pyrene 


分 TA Cu Hie + 分 子 


Ho E 202.26, BERRE 


m, eo 56, A 360 和 以 上 ， 
存在 于 煤 焦 油 中 。 与 苦味 酸 形 成 1: 1 
的 电荷 转移 络 合 物 结 卓 ， 可 用 于 花 的 
精制 。 是 一 种 常见 的 荧光 探 针 ， 其 荧 
SHREK, FRE RRAAL RE, 
环 已 烷 中 的 最 大 吸收 峰 为 334nm ， 稀 
SER AT ETE 390nm FG. HE E 
增加 在 480nm FE RR AA 
RARE, HERG EMERI 
EPEK #RHEARMERTAAH 


| See. 


; 生理 功能 异常 


必需 微量 元 素 essential trace ele- 
ment 是 指 缺 过 该 元 素 将 引起 机 体 生 
理 功 能 及 结果 异常 ， 发 生 各 种 病变 和 
疾病 的 微量 元 素 。Cotzias 制定 的 标准 
有 5 条 : (D 这 种 元 素 存 在 于 一 切 
健康 机 体 的 所 有 组 织 中 ; (2) 在 组 
织 中 的 浓度 相当 恒定 ; (3) 缺乏 该 
元 束 时 ， 能 在 不 同 组 织 中 产生 相似 的 
(4) 补充 该 元 素 能 
够 防止 此 类 异常 变化 (5) 补充 该 
元 率 可 使 失常 的 功能 及 结构 恢复 正 
MW. MR, HL AL BL BO, 
钻 、 硒 . OO A R, ES 
14 PARAS LRAT, 

ERT aR Bijvoet pair ~~ 
对 衍射 如 果 用 晶体 的 劳 埃 对 称 性 衡 
E, BARR, MRA A et 
称 性 衡量 ， 则 不 是 等 效 衍射 ， 就 称 这 
ZESA Bijvoet AA. J. M. Bijvoet 
于 1951 年 利用 Bijvoet FAAEE 
2 Fade TT a 
对 构 型 。 

WRR edge effet 又 称 边 沿 
效应 ， 在 薄 层 色谱 法 或 纸 色 谱 法 中 ， 
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当 使 用 混合 溶剂 作 展开 剂 时 , 出 现 同 
一 级 分 在 薄 层 (或 纸 ) 中 部 比 在 薄 层 
【或 纸 ) 边 缘 处 迁移 速度 组 惕 的 效应 ， 
EPRA R, fa cee A R 值 小 , 称 
KARAER. 产生 边缘 效应 的 
原因 是 展开 槽 内 的 展开 剂 燕 气 未 达到 
饱和 ,四 此 ,在 展 寺 时 极 性 较 弱 或 沸点 
SEAR AS PEF TT TE CBR) BU A 
ooh Sa PR be TE ae ah Pe PA ER HER E 
变化 ,组 分 的 品 值 也 随 之 变化 。 
Si Ae BE knitted reactor M 


E. 将 扁平 池 放 人 谐振 腔 时 . 需 注 意 
放置 方向 , 即 要 使 遍 平 池 训 在 微波 磁 
场 最 强 而 电场 最 弱 的 方向 上 ,从 而 不 
致使 样品 产生 过 大 的 微波 损耗 。 
Hie WM portable chromato- 
graph 体积 小 .重量 轻 、 便 于 携带 的 
小 型 色谱 位 器 。 如 在 日 本 已 经 商品 化 
的 便携 式 离 子 色谱 位 是 将 硝 . 进 样 器 、 
HERA .电导 检测 器 ,数据 处 理 机 以 及 
流动 相 和 废 液 浇 全 部 放置 在 一 个 便携 


; ARP, RMR A 15kg, Ba A A 


称 3-D BZ fy $8 ( three dimensionally dis- : 


oriented reactor). 是 FIA 系统 所 用 部 
特 之 一 。 该 反应 器 制作 极为 简单 , 即 
将 适当 长 讼 的 管子 无 规则 的 打 结 即 
可 。 载 流通 过 空间 变 向 通道 的 杂乱 运 
动 , 能 有 效 地 促进 径 启 分 散 , 恨 制 轴 向 
AR ARS BSA. ROA HLA 


突变 的 方式 正 是 流动 注射 分 析 所 | 


需要 的 。 

$A coding 一 种 转换 数据 的 方 
法 。 根 据 一 组 含义 明确 的 数据 转 撞 法 
则 ,用 离散 的 数字 代码 表示 数据 或 信 
T ,通过 编码 以 代码 或 编码 字符 表示 
的 数据 , 称 为 编码 数据 。 要 求 道 转换 
时 ,又 能 将 已 转换 为 代码 或 编码 字符 
道 转 为 编码 之 前 的 数据 形式 ,此 种 道 
转换 称 为 译 码 (deeoding) ,及 称 解码 。 

扁平 过 flat cell 在 测量 ESR 谱 
时 Pa ARE ite KR ARR ER TF 
FEW fe HG RA F EE 
Bb. 向 平 池 … 般 为 石英 制 厚 度 约 为 
0. 4mm AGRE 24. 40mm x dmm) HE 


池 。 EA AOR OT Re | 


野外 用 直流 电 , 也 可 以 在 实验 室 用 交 
流 电 虐 动 .特别 适合 于 野外 环境 样品 
的 快速 分 离 与 浏 定 。 

变 磁 性 ”metamagnetism TER 
TRE oh BE Ey ae a BP me He GA Rh E 
化 , 当 磁 场 强度 大 于 某 一 定 值 以 后 , 磁 
化 急剧 增加 ,产生 与 铁 磁 体 阿 等 程度 
PR RE RR RO AE RPE, k 
ERR HETE Ba RHA. A 
旋 间 的 反 铁 磁性 相互 作用 较 能 的 友 铁 
磁体 (FeCl FeBr, 等 ) , 当 加 大 磁场 强 
度 时 ,容易 发 生 反 铁 磁 性 结构 的 破坏 ， 
PRERE 

SM XPS RAMA angie var- 
ied XPS depth profile analysis; AVYXPS 
由 于 XX 射线 激发 出 的 光电 子 的 能 量 
比较 弱 ,在 与 固 体 表面 作用 的 过 程 中 
会 不 断 地 产生 能 量 损 失 , 最 后 有 部 分 
能 草 枫 和 失 完 的 电子 不 能 从 男 体 表面 出 
射 。 通 过 改变 进入 分 析 器 的 电子 和 样 
MEMEHA BR A) 的 方法 
就 可 以 让 来 自 不 同 深 度 的 光电 子 进入 
feet Te. CORPO LABS RA 


DEER, ME ESR 信号 强 | 的 XpPS 谱 。 通 过 角度 与 取样 深度 的 
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IMER RAT VAP BU AE oe BR BE : 
分 布 信息 .由 于 该 方法 不 采用 离子 束 


等 破坏 性 方式 利 离 样品 ,所 以 是 一 种 
非 玻 坏 性 的 分 析 方 法 。 该 方法 的 局 限 
性 是 只 能 在 很 落 的 范围 内 获得 深度 方 
面 的 信息 { 由 逃 揭 深度 来 决定 ， 
ABR Snm 以 内 ) ， 并 出 获 得 的 琴 虞 分 布 
ABA a. (ASRS 8 oT 
FER A, LEAR RY 8 
WS RAHE be Pe BAA + 
AFi deformation interfer- 
ometer 它 是 ARLE EERIK 
产生 干涉 光束 的 干涉 仪 ， 其 原理 光路 


WB. CRATAR TERPS | 
撑 在 空气 轴 么 上 移动 的 动 镜 ， 因 此 改 


善 了 仪器 的 抗震 性 和 稳定 性 。 它 和 模 


状 干涉 仪 - 样 ， 不 能 用 于 快速 扫描 及 
PP EE TSE HEI 

FER Sy [Al 

一 S 


mow aE 


Beal 
$ TEREN 


EHR © deformation vibration 
ES Ae Aceh LPR 
FARW., JS RR. 
BAREA, Ea. a 
EFH Fh, EERS h 
振动 # 面 内 的 -~ 种 ， 

变态 反应 allergy MPM AR 
(hypersensilivity) ae Era RY ( ana- 


CHRERARA | 


| ERES. RARE RE 


phylaxis), 机体 受 问 -抗原 物质 再 次 
刺激 产生 的 一 种 异常 或 病理 性 免疫 反 
应 。 变 六 反 应 与 免疫 反应 本 质 上 都 是 
机 体 对 某 些 物质 的 特异 性 免疫 应 答 ， 
但 前 者 主要 表现 为 组 织 损 伤 和 /或 生 


> 理 功 能 亲 乱 ， 后 者 则 主要 表现 为 生理 


: 生 的 税制 主 
要 涉及 其 方面 因素 ， (1) 抗原 物质 
的 刺激 : (2) 机 体 的 反应 性 。 抗 原 


| 物质 刺激 是 诱导 机 体 产生 变态 反应 的 


先决 条 件 ， 诱 发 变态 反应 的 抗原 称 为 
变 应 原 (allergen) BR Xt a BR (ana- 
Phylactogen}。 它 可 以 是 完全 抗原 ， 
如 异种 动物 血清 、 异 种 组 织 细胞 、 各 
MRED. FERRARE H., A 
物 花粉 和 动物 毛皮 等 ; 也 可 以 是 半 杭 
F. WAGE, RESADURR 
粮 、 生 梁 和 和 多糖 等 物质 。 此 外 ， 爱 微 
生物 感染 、 电 离 辐射 、 烧 伤 等 生物 、 
理化 因素 影响 而 使 结构 或 组 成 发 生 改 
变 的 自身 组 织 抗 原 ， 以 及 由 于 外 伤 或 
感染 而 释放 的 自身 隐蔽 抗原 ， 也 可 以 
成 为 变 应 原 。 变 态 反 应 根据 发 生 的 机 
BERR, BERAI- NE: IH, 


| 速 发 型 超 敏 反应 ;ff 型， 细胞 溶解 型 


或 细胞 毒 型 ， LH, ee ow, 
VE, BRNBR RW, WS AA 
PRET S . RENERE EE 
细胞 免疫 介 导 的 。 

SEMEL OCH variable temperature 
infrared spectroscopy ”通过 顺序 变温 
油 基 物体 的 吸收 、 反 射 和 发 射 光 的 红 


O 外 光谱 来 研究 其 物理 、 化 学 以 及 生物 
学 性 质 及 其 过 程 。 为 此 需 用 特殊 设计 


的 高 温 (BRAEMAR, HBB 
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1300 攻 7、 低温 【如约 500K BRE 


E) 的 变温 附件 。 变温 光谱 主要 用 | 
于 研究 物质 的 相 态 变化 、 品 型 转变 ，， 


BSW RNS eB 
件 更 多 地 用 做 发 射 光谱 。 低 温 测 得 的 
POU A] A, AAT RS 

的 分 开 ，“ 热 ” 谱 带 的 强度 明显 降 


低 ， 从 而 能 监 定 “ 热 ” 谱 带 。 低温 | 
光谱 可 区 分 畜 带 的 不 同 振动 方式 与 问 


一 振动 方式 的 不 问 旋 转 异 构 体 。 

ER variation 生物 学 上 的 安 异 
泛 指 生物 种 与 个 体 之 则 的 种 种 差异 ， 
包括 形态 、 站 理 生 化 以 及 行为 习性 等 
各 方面 的 野 异 ， 世 包括 遗传 和 不 遗传 
的 各 种 不 同性 状 ， 如 由 得 传 物质 或 环 
境 因 京成 渍 者 此 问 必用 所 产生 的 种 种 
变化 (包括 遗传 变异 、 环 境 变异 、 
RES). TREERE 
BEAT HR, 

RRS coefficient of variation 
亦 称 相 对 标准 偏差 。 是 标准 偏差 5 与 
测定 平均 值 x 之 比 。 以 符 身 CF 表示 

CV= x100% 
它 表示 随机 误差 的 相对 大 小 ， 用 于 上 比 
较 在 量 网 或 数量 级 上 不 后 的 测定 数据 
的 相对 离散 程度 的 大 小 。“ 变 异 系 
数 ” 一 词 在 现在 的 文献 中 已 很 少 使 
FA, 现 通 用 “相对 标准 偏差 ”这 一 
术语 。 

标尺 扩展 scale expansion 用 来 扩 
展 量程 .提高 测量 精度 和 实现 浓 庶 直 读 
的 一 种 技术 。 分 连续 可 调式 和 分 档 可 


BASH. RRP MAAS) 改 | 


AEE UR WE fe a BEY RARE; (2) A 


FA ie Git he E E E A eR gO 
(3) eRe Re FAS RR SS 5 OR , Bi 
FREAR, eT e Re ie 
eA as HL BEE BS, SA TT 
RIER) 利用 反馈 改变 运算 


| 放大 器 的 增益 ,这 是 最 常 被 来 用 的 方 


法 。 标尺 扩 履 对 分 析 信 号 和 咯 上 霹 同 时 
放大 ,不 能 改善 信 噪 比 和 检 出 限 。 
标记 labelling 为 了 对 物质 分 子 
进行 定量 、 或 获得 该 分 子 一 部 分 或 全 
部 的 信息 ， 对 该 分 子 的 一 部 分 加 以 改 
变 并 加 上 记号 的 方法 。 标 记 方 法 有 同 
位 素 标 记 和 官能 财 标 记 两 种 。 前 者 用 
INEP RE SARC. A 
将 含有 同位 素 的 化 合 物 通过 化 学 合 戌 
或 生物 合成 接 在 目标 分 子 上 作为 示 足 
物 ， 然 后 通过 测定 放射 性 或 进行 质 
谱 . 核磁 共振 测定 。 还 可 以 用 两 种 以 
上 的 同位 素 同 时 标记 ,或 用 同一 同位 
素 标 记 两 处 以 上 的 位 置 进行 索 重 标 
记 。 周 位 素 妹 记 可 以 保持 原 分 子 的 性 
质 不 变 ， 是 生物 化 学 研究 中 用 得 最 多 
的 一 种 标记 方法 。 官 能 范 标 记 依 目的 
不 同 可 以 在 分 子 的 末端 接 上 荧光 基 
团 ， 具 有 紫外 -可 见 吸 收 的 生 色 团 进 
行 荧光 标记 或 吸光 标记 ， 常 用 于 氨基 
酸 、 核 琶 、 糖 及 重 白质 等 各 类 物质 的 
分 析 检 测 。 对 生物 大 分 子 的 话 性 中 
心 ， 来 用 具有 特异 亲 和 性 及 高 反应 活 
性 的 分 子 进行 妖 饰 ， 也 可 进行 亲 和 标 
记 。 用 光照 射 进行 的 这 类 反应 称 为 光 
亲 和 标 记 。 在 分 于 内 引信 荧光 基 团 或 
HL Tas ie SE BRAY TSE T 
的 运动 状态 ， 后 者 称 为 自 旋 标 记 。 
标记 化 肥 labelled fertilizer 其 分 
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标 


了 的 某 一 厚 子 成 某 些 原 子 为 其 放射 性 
同位 素 或 稳定 性 同位 素 所 取代 的 各 种 
化 取 。 标 记 氮 肥 所 用 的 是 放射 性 向 位 
BUN 和 稳定 性 同位 素 "N ; 标记 磷 
肥 所 用 的 是 放射 性 问 位 素 *P. 通过 
示 了 踪 实 验 可 以 次 人 了 解 各 种 肥料 其 不 
周 施 肥力 法 的 肥效 等 : 
iA labelled compound 

化 语 物 中 一 个 或 几 个 原子 被 可 探测 的 
放射 性 或 稳定 性 核 素 所 皮 代 以 笑 为 示 
踪 剂 使 用 的 化 合 物 ,， 它 可 分 为 三 类 ， 
放射 性 同位 雪 标 记 化 合 物 、 稳 定性 同 


位 素 标 记 化 合 物 和 非 同位 素 标 记 化 合 | 


物 。 放 射 性 同位 案 标 记 化 合 物探 浏 方 
AEE, ME RRR, ARH 
污染 和 半 闷 期 的 限制 ; 稳定 性 同位 素 
标记 化 合 物 没有 放射 性 和 半 训 期 的 限 
制 ， 不 会 因 辐射 引起 标记 化 合 物 本 身 
的 分 解 ， 但 分 析 习 器 比较 复杂 ; 理想 
的 标记 化 合 物 最 好 是 与 被 示 踪 化 合 物 
在 物理 和 化 学 件 质 上 相同 ， 而 非 同位 
素 标 记 化 人 台 物 在 这 方面 不 如 同位 素 标 
记 化 合 物 - 慰 记 化 合 物 广 泛 应 用 于 工 
业 、 农 业 、 医 学 和 科学 研究 中 。 

标记 农药 labelled pesticide ”其 分 
子 的 某 一 皮子 或 基 些 原子 为 其 放射 性 
Ppt RC APA CTP S Cl 等) 或 
稳定 性 同位 素 {D. CON 等 ?所 取代 
的 各 种 农药 .根据 标记 农药 的 示 踪 实 
BOT KAS ER a, RE 
农药 在 生态 环境 中 的 迁移 规律 等 。 

标记 药物 示 踪 实验 tracer test of 
labelled drug 利用 放射 性 问 位 素 中 
ic. WA A at sk a oh 
FEA RU. opt. RR. TCU HE 


泄 规律 的 -~- 种 有 效力 法 。 广泛 地 应 用 
填 新 药 的 开发 、 药 理 研究 、 临 康 疗效 
项 测 等 各 个 方面 。 

标准 ”standard ”为 在 一 定 的 范围 
内 获得 最 佳 秩序 ， 对 活动 或 其 结果 规 
定 共同 的 和 重复 使 用 的 规则 、 导 则 和 
特性 的 文件 。 它 以 科学 .技术 和 实战 
经 验 的 综合 成 果 为 基础 ,有 区 方面 经 
协商 一 致 制定 并 经 一 个 公认 机 构 批 
准 。 它 以 特定 形式 发 布 ,作为 共同 遵 
守 的 准则 和 依据 。 按 照 标准 的 适用 范 
围 ,分 为 国际 标准 ,由 国际 标准 化 组 织 
通过 并 公开 发 布 的 标准 ;区 域 标准 ,由 
区 域 标准 化 组 织 通 过 并 公开 发 布 的 标 
谁 ;国家 标准 ,由 国家 标准 机 构 通 过 并 
公开 发 布 的 标准 ;地 方 标准 ,在 国家 某 
个 地 区 … 弘 通过 并 公开 发 布 的 标准; 
也 涵盖 部 门 标准 .行业 标准 和 企业 标 
常见 的 标准 分 为 基础 标准 ,具有 广泛 
的 普及 范围 或 包含 一 个 特定 领域 的 通 
用 规定 的 标准 ;术语 标准 ,与 术语 有 关 
的 标准 .通常 带 有 定义 ,有 时 还 附 有 注 
FAR TAS PRE SAH 
法 有 关 的 标准 ,有 时 补充 有 跟 试 验 有 
关 的 其 他 的 规定 ,例如 抽样 .统计 方法 
的 应 用 等 ;过 程 标准 ,规定 一 个 过 程 应 
符合 的 旨 求 以 保证 其 适用 性 的 标准 ; 
产品 标准 ,规定 一 个 产品 或 一 类 产品 
应 符合 的 要 求 以 保证 其 适用 性 的 标 
准 ;包装 标准 ,为 保障 物品 在 贮藏 、 运 
输 和 销售 中 的 安全 和 科学 管理 的 需 
要 .以 包装 的 有 关 事 项 为 对 象 所 制定 
的 标准 ;服务 标准 ,规定 一 项 服务 应 符 
合 的 要 求 以 保证 其 适用 性 的 标准 ; 安 
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全 标准 ,为 保护 人 和 物 的 安全 为 目的 
所 制定 的 标准 ;卫生 标准 ,为 保护 人 的 
健康 ,对 食品 .医药 和 其 他 方面 的 下 生 
要 求 所 制定 的 标准 ;环境 保护 标准 ,为 
保障 环境 和 有 利于 生态 平衡 ,对 大 气 、 


ESR RE .振动 等 环境 质量 .污染 | 
源 .检测 方法 以 及 其 他 事项 所 制定 的 | 


标准 ;技术 标准 ,对 标准 化 领域 中 的 笛 
要 协调 统一 的 技术 事项 所 制定 的 标 


准 ; 管 理 标准 ,对 标准 化 领域 中 需要 坊 | 


调 统一 的 技术 事项 所 制定 的 标准 等 ， 

标准 pH 幼 冲 溶液 standard pH 
buffers 国内 外 会 认 的 在 一 定 温度 下 
共有 准确 pH AMAR. ASK 
由 一 定 六 度 的 逐 级 离 解 常数 相差 较 小 
BPO YE hy I ak Heo Bat A A, BALA, 
25°C IN , PSA HBR BL HF C0. 034mol - 
L ') 的 pH = 3.557; 由 0.025mol - 
L-' KH, PO, + 0.025moV/L Na,HPO, 
H wR A E eb PER HE 25 时 的 
pH =6. 865. 

标准 参考 物质 standard reference 
materials 已 确定 其 一 种 或 几 种 特性 
量 值 ， 用 于 校准 测量 器 具 、 评 价 测量 
方法 或 确定 材料 特性 量 值 的 物质 ， 标 
准 物质 是 国家 计量 部 门 颁布 的 一 种 计 
量 标 准 ， 具 有 以 下 的 基本 属性 : 5 
性 、 稳 定性 和 准确 的 定 值 。 确 定 这 类 
物质 中 的 指定 组 分 含量 的 标准 值 ， 需 
选用 其 于 种 不 同 原理 、 可 靠 的 分 析 方 
法 ,由 一 定数 量 技术 熟练 的 分 析 人 员 
独立 、 仔 细 地 进行 分 析 ， 再 由 相关 人 


标准 差 控 制图 ”5-contro] chat 用 


| 在 较 长 时 期 内 积累 的 预备 数据 建立 起 


来 的 以 监控 产品 特性 量 值 的 变动 性 的 
控制 图 。 建 立 控制 图 的 样本 数 m 不 得 
ANF 25 个。 控制 图 的 纵 坐 标 是 产品 特 
性 量 值 的 标准 偏差 , 横 坐 标 是 抽样 时 间 
或 样本 序号 ,以 各 样本 标准 偏差 的 平均 
值 3 为 中 心 控制 线 , 当 各 个 样本 容量 相 
同时 ,以 UCL =B, 8 与 LCL = B, $4} 
为 上 ,下 控制 限 ,给 制 标准 仿 差 控制 图 ， 
HFB, 和 BB 分别 是 与 样本 容量 有 关 
的 系数 ,可 从 有 关 的 统计 书 或 手册 中 查 
到 ,标准 偏差 控制 图 通常 与 平均 值 榨 
制图 联合 起 来 使 用 。 

标准 电池 standard cel 在 测量 或 
技 准 各 种 电镜 电势 时 作为 标准 用 的 一 . 
种 化 学 电池 。 其 电动 势 准 确 稳定 ,日 
重复 性 好 。 瑰 在 国际 上 通用 的 标准 电 
池 是 Weston 电池 。 电 要 的 负极 是 印 未 
FCA Cd 12.5%) ERR 
MRF AK ( He, SO, ) 的 混合 物 组 成 , 电 
解 质 为 侈 和 的 硫酸 锯 溶 滚 , 其 电池 为 


Cd-HglCds0, - 二 H,0 的 饱和 浩 


| He, SO, (I) Hg 


电池 反应 是 
Cd RFF) + Hg,50,{ A) 一 
CdS0, ( 国 ) +2Hg( 液 ) 
此 电池 在 20°C 时 的 电动 势 为 = 
1.01846Y， 在 其 他 温度 值 为 :时 的 电 


| 动 势 按 下 式 计算 


员 将 所 得 分 析 结 果 集 中 ， 并 利用 数理 ， 


统计 方法 加 以 分 析 处 理 ， 得 出 标准 值 
发 其 不 确定 度 。 


E, = En — [40.5 x (t-20) 
+0, 95 x (t -20)7 -0.01 
x (1-20) ] x10 y 
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i PP HE RA aE, HE 
ATA TE, HA CR 
小 . 应 用 较 广 。 

标准 电动 势 standard electromotive 
force; E° 电极 反应 各 组 分 的 活 度 上 均 
等 于 1 时 的 电池 的 电动 皂 ， 

标准 方法 reference methods 经 
过 充分 试验 用 实验 很 好 地 确定 了 其 精 


密度 和 淮 确 度 ， 并 由 国家 主管 部 门 、，; 


国际 组 织 (如 国际 标准 化 组 织 ， 国 
际 原子 能 委员 会 ) 或 公认 权威 机 构 
《如 美国 材料 试验 协会 ， 黄 国标 准 化 
thee) 颁布 的 方法 ， 它 在 技术 上 不 
一 定 是 最 先进 的 ， 但 是 获得 广泛 试 
BJ. OSE ARAMA. LEER IE 
督 局 颁布 的 分 析 检 验 标准 方法 ， 按 性 
质 分 为 二 类 : 强制 性 标准 、 推 荐 性 标 
准 和 行业 标准 。 它 可 以 直接 用 于 高 玲 
确 度 的 测量 ， 标 准 物质 的 定 值 ， 件 裁 
分 析 和 评价 此 他 方法 的 准确 度 。 

标准 放射 源 standard source of ra- 
dioactivity ”其 放射 性 活 度 经 过 精确 测 
定 的 、 公 认可 作为 放射 性 活 度 计时 标 
准 的 放射 性 物质 或 制品 。 它 分 为 固体 
标准 源 、 液体 标准 源 和 气体 标准 源 ， 
标准 放射 党 的 放射 性 活 度 用 纺 对 油 量 
或 相对 浏 晤 定 值 ， 前 者 是 直接 测量 发 
射 粒 于 并 经 过 各 种 因 罕 校正 得 到 活 度 
fA. 后 者 县 用 已 经 准确 定 什 的 标准 放 
射 源 为 基准 ， 进 行 测 其 比较 而 得 到 活 


度 值 。 放 射 性 活 度 的 国际 单位 是 由 可 


(Bq)。 标 准 放 射 源 除了 放射 性 活 度 
定 值 准确 外 ， 还 要 求 物理 化 学 性 质 稳 
E, BUSH RCE RMR KK et 
度 较 高 。 


标准 光谱 集 compilation of stand- 
ard spectra ”认真 测 得 的 大 量化 合 物 
及 商品 的 光谱 图 集 ， 为 定性 分 析 提 供 
了 大 大 的 参考 光谱 和 信息 。 为 了 便于 
HRSSS. 常 以 化 合 物 名 称 【 按 
FRE). PFA CR. oa 
R.A. A. BH. 硅 、 金 属 离 
Fose 死 素 的 数目 和 次 序 )、 分 子 
量 、 吸收 峰 的 波长 和 官能 团 字 顺 六 种 
方式 汇 成 索引 。 目 前 手工 检索 方式 还 
比较 普遍 。 采 用 电子 计算 机 检索 光谱 
的 方式 将 很 快 占 主导 地 位 。 目 前 常用 
的 红外 标准 光谱 图 有 : 萨 特 勒 标准 光 


， 庶 (The Sadtler Standard Spectra ) 


(包括 光栅 光谱 和 和 棱镜 光谱 }、API 红 
Sb HTH (American petroleum Institute 
Research Project44) . Aldrich ¿T 4} {3# 
图 集 (The Aldrich Library of Infrared 
Spectra) | R. A. Nyquist 和 R. O. Kagel 


:编著 的 于 机 化 合 物 红外 光谱 》《( In- 


frared Spectra of Tnorganic Com- 
pounds ) 、D.O. Hummel 和 F. Scholl 
RSH) CRAM. RAR AR mI H 
红外 分 析 》 卷 工 第 二 部 分 和 卷 T 
(Infrared Analysis of Polymers, Resins 
& Additives An Atlas. Vol, I part two; 


Vol. 开 ) 等 。 现 在 可 利用 计算 机 软件 


| 进行 检索 的 有 EPA 气相 色谱 库 和 


SADTLER Spec-Finder 数据 库 等 。 前 
者 由 美国 国家 环境 保护 局 (EPA) 所 
EH. CAH F GC/FTIR 联机 系统 
的 检索 。 

RA standardization ”为 获得 最 
佳 秋 序 和 社会 效益 ,在 经 济 、 技 术 、 
科学 及 管理 等 领域 内 ， 对 实际 的 或 潜 
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在 的 问题 制定 共同 的 和 重复 使 用 的 规 
唱 的 活动 。 通 过 制定 、 发 布 和 实施 标 
淮 ， 可 以 法 到 规范 社会 商品 市 场 ， 维 
持 正 常 的 经 济 秋 序 ,提高 产 珊 质量 ， 


改进 服务 的 适用 性 ， 操 护 消 费 阁 的 正 ` 


ie, Bal Ba RE itt bea] 
和 国内 各 部 门人 各 单 作 之 问 的 科学 技术 
交流 各 合作。 标准 化 的 级 别 分 为 国际 
标准 化 , 所 有 国家 有 关 极 构 都 可 参与 
的 标准 化 ; 区 上 成 标准 化 ， 仅 世界 某 个 
HE BERR ERE ik BRIA Ao 
关机 构 均 可 参与 的 标准 化 ; 国家 标准 
化 ,在 某 个 国家 级 进行 的 标准 化 ; 
地方 标 准 化 ， 在 其 个 国家 的 某 个 地 区 
一 级 进行 的 标准 化 ， 也 和 包括 在 -一 个 行 
ak CON: 各 部 )， 地 方 一 级 ,行业 协 
会 及 公司 一 级 ， 独 立 的 工厂 、 车 间 和 
业务 宣 进 行 的 标准 化 。 

标准 回归 系数 ”standardized regres- 
sion coefficient JAR T APR, 与 自 
FR 2. (i= 1,2. 0m) A a 
明之 后 的 回归 系数 。 CES ITE 
H, 备 自 变 基 的 回 时 系数 大 小 与 其 所 
用 单位 有 关 ， 各 自 的 回 计 系数 大 小 不 
能 直接 表征 它 信 对 因 变 量 y 的 影响 程 
度 。 若 特 各 回归 系数 记 人 =1;2,…， 


mn) 转换 为 标准 回归 系数 


Š (xy 7 x; ? 


b, =b E 
N A 


NTARE ERA, bs 


RHA ACH ARR BR s 对 y 的 影 : 
响 程度 。 Hem KA BRR 影 ， 


MELT A EET LAS, MATEA 


i method 


ABATE. 

标准 加 入 法 standarl addition 
一 种 广泛 用 于 消除 实际 样品 
小 共存 组 分 和 干扰， 测定 试 样 中 被 测 组 
分 合 基 的 方法 。 按 测定 方法 先 测定 试 


， 样 的 信号 (如 吸光 度 4 ， 然 后 将 不 
| 疝 短 的 被 测 组 分 的 标准 溶液 加 入 到 试 


样 中 ,再 按 同 样 的 方法 测定 ， 可 得 一 
RAWAM AMAR KES (oO 
光度 4 , 本，…)。 由 信和 导 (4) 对 标 
HESPERIA E EE, RE BER Sb HE RR 


RR, BOD h ORE HP eA a BE 


FEA) Æ standard deviation 
表征 测定 值 离散 性 的 -个 特征 参数 。 
从 总 体 抽取 容量 为 # 的 样本 进行 重复 
测定 ， 由 所 测 得 的 n 次 测定 值 计 算得 
H, ASRR 


其 特点 是 (1) 全 部 测定 值 都 参与 
标准 差 的 计算 ， 充 分 利用 了 得 到 的 所 
有 信息 ; (2) 对 一 组 测定 值 中 离散 
性 大 的 测定 值 反 应 庄 敏 ， 当 - -组 测量 
中 出 现 离散 性 大 的 测定 值 时 ， 标 准 仙 
差 随即 明 灵 变 大 :， (3) BSR eR HE 
Bo 的 无 伪 估 计 值 ， 用 来 量度 测定 
的 精密 度 是 最 有 效 的 ; (4) 不 具有 
加 和 和 性。 在 数据 处 理 中 应 用 非常 
rez. 

标准 偏差 的 标准 偏差 ”standard de- 
viation of standard deviation ”表征 标准 
偏差 离散 性 的 参数 。 标 准 偏 差 是 一 个 
随机 变量 ， 由 不 同 的 样本 得 到 的 标准 
偏差 是 不 同 的 ， 它 的 离散 性 用 其 标准 
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WERT, PR AEE EE ` 


#, wae, 

2a 1 

AH, e Galea (AD E ee, "i 
量 值 的 数 上 月 m 小 于 51 时 ，ersyr KF 
10% ， 即 标 谁 储 差 的 第 一 们 已 是 不 确 
ER. 因此 . 在 通常 的 分 折 测 试 中 ， 
小 十 SE, PERE R YR a he 4 
数字 。 

Bre BB 
drogen electrode; NHE (SHE) BE 
要 、 最 准确 的 参 比 电极 之 一 。 其 结构 
ROP BS Aira. FA TE PE 
一 层 铂 黑 . HARARE THR 
H, 并 不 断 用 氢气 冲 打 到 该 铂 片 上 ， 
SAS RAR ael, AESH 
中 的 分 压 为 1.01335 x 105Pa。 产 牛 在 
RR aA SR Pa ES 
间 的 电位 ， 称 为 标准 氧 电极 的 电极 电 
位 。 国 味 上 规定 标准 氨 电 极 的 电位 在 
所 有 有益 度 下 其 值 为 零 。 它 用 作 电极 电 


normal { standard) hy- | 


位 的 基准 、 直 标准 氨 电 极 和 其 他 处 于 
”标准 状况 下 的 电极 组 成 电池， 则 可 测 
定 其 他 电极 的 标准 电极 电位 ， 
标准 曲线 calibration curve SFR 
控 正 曲线 {calibration curve) , 工作 曲 
线 (working curve). 大 多数 仪 器 分 
PAAR ADT BOY TR (ERT 
! 记录 的 分 析 信 号 随 试 样 的 性 质 与 实验 
i 条 件 而 灾 化 ， 在 实际 分 析 中 需 用 已 知 
浓度 或 售 基 的 标准 系列 在 相同 的 实验 
条 件 下 制作 的 分 析 信 和 号 响应 值 随 浓度 
| 或 会 量 的 变化 曲线 一 一 标准 二 线 作为 
比较 标准 ， 根 据 测 得 的 未 知 样品 信号 
值 求 得 其 中 被 测定 组 分 的 被 度 Oe 
量 ) 。 例 如 ， 分 光 光 度 计 记 录 的 是 吸 
光度 A 与 试 样 溶液 中 分 析 物 浦 度 c 的 
关系 曲线 ， 通 常 为 一 直线 。 再 按 同样 
分 析 方 法 在 相同 条 件 下 测定 未 知 试 样 
的 吸光 度 ， 由 所 测 得 的 吸光 度 从 标准 
曲线 查 得 (或 由 回归 方程 计算 得 ) 
| 被 测 物 质 在 试 样 中 的 浓度 。 标 准 上 曲线 
是 依据 回归 分 析 的 振 理 绘制 的 ， 不 能 
| 随意 将 曲线 外 延 。 只 允许 根据 它 内 插 
; RA. 它 可 用 一 线性 回归 方程 表示 。 
标准 溶液 standard solution AF 
物质 本 身 或 其 他 物质 测定 时 的 已 知 准 
确 浓度 的 溶液 。 例 如 ， 在 容量 滴定 法 
中 ， 常用 某 物质 的 标准 溶液 来 注定 另 
一 物质 的 溶液 ， 根 据 用 去 标准 溶液 的 
体积 即 可 计算 被 滴定 物质 的 含量 ; 在 
仪器 分 析 法 中 ， 要 测定 某 物质 ， 亦 需 
先 用 这 种 物质 的 标准 深 液 制作 工作 曲 
线 《测量 信号 与 浓度 的 关系 曲线 )。 
标准 洲 液 可 由 直接 法 《由 基准 物质 
| 直接 配制 》 或 由 标定 法 (HAE 
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淮 物 标定 它 的 准确 深度} 获得, 

IRAE AE normative document 4 
种种 活动 或 其 结果 规定 规则 、 导 则 或 
特性 的 文件 。 它 包括 标准 、 技 术 规 范 
标准 物质 
已 确定 其 一 种 或 几 种 特性 贡 值 ， 用 于 
TRENERE. 评价 测量 方法 或 确定 
材料 特性 量 值 的 物质 。 标 准 物质 是 国 
家 计 其 部门 颁布 的 一 种 计量 标准 ， 具 


reference material; RM 


有 以 下 的 基本 属性 ; HIE. BE ， 
和 准确 的 定 值 .标准 物质 可 以 是 纯 的 | 


或 混合 的 气体 ,液体 或 同体 ， 也 可 以 
是 一 件 制品 或 图 像 。 按 标准 物质 被 定 
值 的 特性 ， 分 为 物理 或 物理 化 学 性 质 
标准 物质 ， 如 酸度 、 燃 烧 热 、 聚 合 物 
分 子 量 等 标准 物质 ， 具 有 和 良好 的 物理 
化 学 特性 ， 用 于 物理 化 学 计量 器 具 的 
刻度 、 校 准 和 计量 方法 的 评价 ; 化 学 
成 分 标准 物质 ， 经 准确 测定 具有 确定 
的 化 学 成 分 ， 十 要 用 于 成 分 分 析 仪 器 
的 校准 和 分 析 广 法 的 评价 ; 工程 特性 
标准 物质 ， 如 粒度 、 橡胶 的 类 别 等 ， 
用 于 技术 参数 种 特性 计量 器具 、 计 量 
方法 的 评价 及 材料 与 产品 的 技术 参数 
的 比较 。 我 国 根据 标准 物质 的 类 别 与 
应 用 领域 分 为 13 类 。 标准 物质 可 以 
用 来 校准 仪器 仪表 ,评价 测量 方法 ， 
用 作 直 接 比 对 的 标准 、 工 作 标准 ， 质 
量 保证 系统 中 的 质 控 样品 ， 商 业 贸 易 
中 的 计 重 仲裁 依据 ， 用 于 环境 分 析 监 
测 及 生物 医学 临床 化 验 等 。 

标准 物质 参考 值 information value 
of reference material 用 准确 可 靠 的 测 
革 方 法 所 确定 的 .只 给 出 了 平均 值 而 未 


BBE- - 定 置 信 水 平 的 不 确定 度 的 标 
准 物质 的 特性 量 值 。 RPE RAM 
HAP es ML BE EIE 
Fa AE Se YE PS TE BE A H P 
DA AAR, 和 参见 保证 值 条 。 
标准 物质 的 稳定 性 stability of ref- 
erence material EMU ANA PIE 
AD pp AE i, ARERR (Al A OY 
TE BAA PR Ae EAR AE BR Be BN BE 
力 。 它 是 标准 物质 的 基本 特性 之 一 。 
标准 物质 的 有 效 期 
of reference material 是 指 在 使 用 条 件 
下 保持 标准 物质 特性 量 值 的 变化 不 超 
出 标准 物质 定 值 不 确定 度 的 期 限 。 标 
准 物质 的 特性 量 值 在 使 用 过 程 中 受 物 
HE. LE. 生物 等 因素 的 影响 而 发 生 
变化 ， 用 精密 度 较 高 的 实验 方法 ， 济 
和 定 标准 物质 的 特性 量 值 随 时 间 的 变 
ft, Lib AEE aU RE A A 
H, SCE ART A Fa a PE 
量 值 与 基准 值 之 差 不 超 过 在 -- 定 置信 
水 平王 标准 物质 定 值 的 不 确定 度 时 ， 
可 认为 标准 物质 在 试验 的 时 间 间 隔 内 
是 稳定 的 ， 仍 可 正常 地 使 用 . 
标准 物质 定 秆 certification of ref- 
erence material ”为 确定 标准 物质 的 特 
性 基 值 及 其 不 确定 度 的 全 部 操作 。 量 
值 准确 是 标准 物质 的 基本 属性 之 --， 
是 进行 量 值 传 递 的 基础 。 标 准 物质 经 
名 习性 检验 合格 后 方 林 进行 定 值 ， 定 
值 通常 有 三 种 方式 : (1) 在 一 个 实 
验 室 采用 -个 权威 方法 定 值 ， 要 求 由 
两 个 或 两 个 以 上 的 分 析 者 独立 进行 操 
ti. 最 好 使 用 不 向 的 实验 装置 ， (2) 
在 一 个 实验 室 采 用 现 种 或 两 种 以 上 不 


expiration date 
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Dh Da TPE By a oo ee E: 
(3) AS (6 ~15 个 ) 具有 同等 
能 为 的 实验 宰 来 用 一 种 或 多 种 准确 可 
靠 的 分 析 方 法 协作 定 值 。 定 值 的 结果 


以 平均 值 及 其 在 一 定 置信 水 平 的 不 确 | 
定 度 表 示 ， 作 为 标准 物质 的 保证 值 给 
| 符合 统计 检验 的 要 求 、 当 总 体 单元 数 


出 。 对 菜 一 个 战 几 个 特性 量 值 只 给 出 
其 平均 值 ， 市 没有 给 出 其 不 确定 度 ， 
但 对 用 户 尚 有 和 参考 价 个， 可 作为 参考 
值 给 出 ; FAP MAHA eee 
差 ， 可 作为 信息 值 发 布 ， 但 在 标准 物 
质证 书 中 必须 有 明确 的 说 明 。 

标准 物质 均匀 性 homogeneity of 
reference material 以 村 同 的 结构 或 成 
分 存在 ， 并 具有 -一 种 或 多 种 性 能 的 物 
料 的 一 种 状态 - 对 具有 一 定 规格 的 样 
ma, AE RA] AW ( 包 、 
WM), Rel Se Ham 
的 不 确定 度 范围 内 。 均 名 性 是 标准 物 
质 的 基本 属性 之 一 ， 是 保证 标准 物质 
HERI RUHR). Be 
和 稳定 性 检验 的 前 提 。 

标准 物质 均匀 性 检验 homogeneity 
test of reference material 从 标准 物质 
中 随机 抽取 有 代表 性 的 样品 ， 选 择 精 
密度 较 高 的 实验 方法 ， 由 同一 操作 人 
员 在 一致 的 仪器 和 实验 条 件 下 ， 对 标 
准 葛 质 不 易 均 匀 的 和 有 代表 性 的 特性 
量 进 行 调 定 ， 并 选择 合适 的 统计 模式 
对 测定 结果 进行 统计 检验 ， 以 确定 标 
淮 物 质 是 否 均 名 的 操作 。 当 标准 物质 
特性 量 值 的 变动 性 相对 于 所 采用 的 实 
验方 法 的 测 基 误差 可 以 损 略 不 计时 ， 
或 者 相对 于 标准 物质 的 使 用 要 求 ， 在 


| 物质 是 均匀 的 ， 当 物质 不 均匀 性 所 引 


起 的 误差 与 测量 误差 的 大 小 相近 时 ， 
疗 将 不 均匀 性 所 引起 的 误差 作为 标准 
物质 不 确定 度 的 一 个 组 成 部 分 ， 计 人 
标准 物质 的 总 不 确定 度 中 。 抽 取样 品 
的 单元 数 与 每 个 样品 重复 测量 次 数 应 


N 少 于 500 时 ， 抽 取 翌 品 数 为 15 -25 
T, 总体 单元 数 记 大 于 500 时 ， 抽 取 


| 样品 数 为 3 YN 个 。 每 个 样品 重复 测 


定 次 数 一 般 不 少 于 2 次 。 均 匀 性 检 
验 , 应 注册 保证 均匀 性 的 最 小 
取样 量 . 

标准 物质 稳定 性 检验 stability test 
of reference material ”从 在 规定 的 保存 
条 件 下 保存 的 标准 物质 中 随机 抽取 一 - 
定数 量 的 样品 ,选择 精密 度 较 高 的 实 


验方 法 ， 对 标准 物质 易 变 的 和 有 代表 


性 的 特性 量 进 行 测定 ， 以 标准 物质 最 


| MIEHENNE, FREH 


的 特性 量 值 随时 间 的 变化 ， 并 选择 合 


| 适 的 统计 模式 对 测定 结果 进行 统计 检 


验 ， 以 确定 标准 物质 的 特性 量 值 是 否 
稳定 的 操作 。 稳 定性 是 标准 物质 的 寻 
本 特性 之 一 ,是 指 在 一 定 条 件 下 标准 
物质 保持 其 特性 量 值 的 持续 性 。 当 在 
不 同时 间 间 取 内 测 得 的 特性 量 值 与 基 
准 值 之 差 不 超 过 标准 物质 的 不 确定 度 
时 ,可 认为 在 试验 的 时 间 间 隔 内 标准 
物质 是 稳定 的 。 稳 定性 检验 的 目的 是 
确定 标准 物质 的 保存 期 或 有 效 期。 保 
存 期 是 指 在 所 规定 的 保存 条 件 下 标准 
物质 的 稳定 期 限 ， 有 效 期 是 指 在 使 用 


1 条 件 下 标准 物质 的 有 效 使 用 期 限 。 对 
规定 的 允许 误差 之 内 ， 可 以 认为 标准 | 


于 气体 化 学 成 分 标准 物质 ， 除 了 检验 


J6 bloo 标志 


其 时 间 稳 定性 之 外 ， 还 要 检验 压力 稳 
定性 ， 以 确定 里 为 变 化 对 化 学 成 分 的 
影响 。 当 标准 物质 的 稳定 性 出 现 问 题 
时 ， 标 准 物 质 的 研制 和 发 行 单位 应 及 
BHAR 

标准 系列 法 
通过 与 一 系列 标准 溶液 进行 比较 ， 实 
现 样品 浓度 测定 的 ~ 种 日 视 比 色 法 。 
操作 时 将 样品 深 液 与 一 系列 已 知 浓度 
的 标准 溶液 按 间 样 操作 方式 在 材质 机 
同 、 真 径 均 名 、 体 积 一 定 的 比 色 管 中 
配制 成 -… 定 体积 的 溶 淤 ,看 装 有 上 反射 
镜 的 试管 染 上 比较 疾 色 的 深浅 《从 


管 口 向 下 注视 )， 攻 样品 溶液 颜色 与 ， 


Se PRE HAEE, MER 
液 的 液 度 则 与 该 标准 洲 液 管 的 波 
BFE. 

标准 正 恋 分 布 standard normal 
dismibution Hi yp =0, FË o=] 
KESAH, iA NCO.1), WAE 
态 分 布 概 率 密度 国 数 为 

] M 
elu} -元 es 人 -他 

正 态 分 布 变量 * 经 过 w= 一 4 变换 ， 


可 以 蛮 为 标准 正 态 分 布 。 

ER KG BE apparent electro- 
phoretic mobility E47 FEL i FF TE 
于 ， 离 子 的 迁移 速度 是 电 沪 和 电 渗流 
两 个 速度 的 矢量 之 和 。 表 观 电泳 消 度 
为 电 渗 流 消 诬 和 有 效 电泳 消 度 之 和 。 

MUR AM apparent exchange 
capacity … 定 条 件 下 实测 的 交换 容 
量 。 它 不 一 汗 代 表 离 子 变 换 功 能 基 的 
数量 。 当 功能 某 未 完全 离 解 ， 或 树脂 


standard series method : 


托 径 本 小 ， 离 子 不 易 扩 散 时 ， 表 观 变 
换 容 量 小 于 总 交换 容量 :而 当 功 能 基 
离 解 比较 完全 ， 加 上 溶质 离子 在 固定 
相 表 而 同时 存在 吸附 等 其 他 相互 作用 
时 ， 可 能 会 出 现 表 观 交 换 容 量 大 于 总 
变换 容量 的 现象 。 

SESE apparent fluores- 
cence spectra 由 于 荣光 测量 仪器 的 
特性 ， 例 如 光源 的 能 量 分 布 、 单 色 器 
的 衍射 和 检测 器 的 响应 等 特性 都 随 波 
长 而 变 ， 所 以 … 般 荣光 分 光 光 度 计 上 
测 得 的 荧光 激发 光谱 和 发 射 光 谱 都 是 
表 观 荧光 光谱 ， 光 谱 中 含有 与 光源 、 
单 色 器 以 及 检测 器 性 能 有 关 的 属性 。 
即使 是 同一 物质 ， 在 不 同 荧光 光谱 仪 
上 测 得 的 光谱 其 最 大 波长 、 波 形 经 常 
会 有 差别 ， 因 此 需要 对 表 观 荧光 光谱 
进行 校正 。 在 进行 荧光 物质 荧光 特性 
研究 、 与 其 他 文献 数据 进行 比较 时 条 
要 使 用 校正 荧光 光谱 。 而 在 -~ 般 分 析 
应 用 牛 ， 可 以 直接 利用 表 观 荧光 光 
六 ， 以 相对 荧光 强度 来 选择 定量 分 析 
最 适 条 件 ， 实 现 定 量 分 析 。 

WAREK surface ionization; SI 
又 称 为 热电 离 (thermal ionization; 
TI) 。 原 子 或 分 子 与 固体 表面 相互 作 
用 实现 的 离子 化 。 样 品 涂 数 在 金属 表 
面 ， 当 加 热 金 属 表面 时 样品 受热 燕 
KR. PROMS (ROT) 大 部 
分 飞 离 金属 表面 ，- 一 部 分 返回 并 撞击 
热 金 属 表面 放出 【或 吸收 ) 电子 而 
形成 离子 即 央 面 电离 ， 一 部 分 由 热 激 
发 形成 的 离子 即 热 电离 。 离 子 化 效率 
SREY aR, AMBER 
in HYD PS HE Fg 
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PG surface potential FLA 
位 电荷 从 物体 外 表面 附近 的 一 点 称 到 
物体 相 内 所 做 的 电 坊 ， 由 于 其 涉及 北 
学 作用 ,不 能 直接 测量 ,是 一 种 目前 
尚 无 法 神 滤 的 其。 

Hee I surface potential 
detector -种 用 于 气相 色谱 的 检测 
器 ,其 工作 原理 是 ， 由 两 种 不 同 金 属 
片 组 成 电容 器 的 两 极 ， 将 一 个 电极 因 
定 ， 另 一 电极 与 机 械 振动 器 相连 ， 醒 
CEE wie, FRI Re 
BAS, Fea A aR SS A 
电源 连接 ， 当 流 过 电容 器 的 载 气 中 出 
现 样品 组 分 时 ， 所 输 册 的 电流 即 发 生 
变化 而 输出 信和 号。 

IR FLRER superficially porous 
silica gel KERMA, ABH 
实心 ， 仅 在 表面 层 其 上 月 良好 未 孔 性 的 
ERRE. 通 江 是 以 直径 30 ~ 40pm 


化 铝 } 细 粉 ， 然 后 在 高 温 下 烧结 
使 硅胶 颗粒 表面 形成 一 层 仅仅 1 ~ 
3pm 厚 的 薄 屋 。 

AA EFLI superficially porous 
packing materil 在 实心 玻璃 微 珠 
(20 ~ SOum) 的 表面 包 覆 一 层 约 
lpm 厚 的 极 细 微粒 硅胶 0.01 ~ 


能 分 子 是 通过 化 学 或 机 械 方法 结合 
包 覆 层 的 微细 频 粒 表面 。 这 种 填料 钴 
表面 积 大 而 具有 很 高 的 分 离 效率 。 

囊 面 多 孔 型 离子 交换 剂 
cially porous ion-exchanger 
化 学 的 方法 在 惰性 核 的 表面 黎 盖 一 屋 


superfi- 


| BAR SSC Be Bea T LA —— 


种 游 壳 型 离子 色谱 填料 。 在 核 外 的 细 
粒 树脂 上 又 可 以 通过 化 学 方法 或 机 械 
方法 结合 上 一 层 离 子 兖 搞 功 能 分 子 。 
SFT I BA Be Be a 
种 类 型 ， 它 的 情 性 核 为 上 述 表 面 磺 化 
簿 过 型 阳离子 交换 树脂 ， 核 外 是 由 许 
# 0.05 ~ 0. 4um 粒 径 的 阴离子 交换 
树脂 胶乳 组 成 的 功能 薄 层 。 
表面 分 析 surface analysis 利用 
PR. PR. ATE, FERF 
东 等 作为 探 针 ， 有 时 加 上 电场 、 磁 
场 、 热 和 机 械 的 作用 ， 来 探测 处 于 真 
空 或 超 高 真空 中 的 样品 表面 ， 研 究 其 
RAVES. TRAE ATA 
构 、 原 子 态 、 电 子 态 等 信息 。 这 些 表 
mar OT HY) REEE — A ZE 0. 1 ~ 
Som 之 间 ， 是 原子 级 水 平 的 表面 和 从 


| 析 ， 办 此， 其 分 析 结 累 与 体 相 结 果 相 
的 球形 琉璃 实心 核 为 基 料 ， 在 其 表面 
粘 结 上 数 百 纳米 粒 径 的 硅胶 (或 气 | 


| 子 能 谱 ， 


比 会 有 很 太 的 差异 。 常 用 的 表面 分 析 
方法 有 X SERRE, GR 
二 次 离子 质谱 等 。 
表面 和 微 区 分 析 技 术 
microarea analysis technology 主要 用 
TER., SARR., HEEL, 
表层 扩散 等 的 研究 ， 可 提供 lpm A 
内 的 微 区 组 分 的 信息 。 主 要 方法 有 电 


surface and 


| FRH eR FREI. REEF ae 
0. 2pm) 作 基 质 的 填料 。 轿 定 相 的 功 | 


if. (KATA. BOCES E 
R GR WAT oe 
扫描 隧道 显微镜 是 这 方面 的 新 技术 。 

Md SiR sudace chemical 
shift; SCS A UR TSE HB 


以 物理 或 | 级 结合 能 的 不 同 ， SRAM AK. 


随 爹 属 表面 结晶 学 、 价 电子 给 态 、 表 
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而 内 聚 能 以 六 偏 析 热 的 不 同 ， 
组 的 位 移 可 以 在 一 定 范围 内 变化 ， 可 
解释 为 表面 带 结构 的 变化 。… 般 说 
来 ,金属 表面 原子 配 位 数 的 降低 可 使 
e, pA dR ERE, H AY te E 
下 降 ， 即 价 带 更 赵 于 类 康子 的 性 质 ， 
每 个 表面 臣子 的 平均 总 电荷 与 体 相 的 
相同 ， 因 此 得 个 键 的 电子 密度 提高 
了 。 对 费 米 能 级 处 或 附近 只 有 一个 带 
的 金属 来 说 ， 表 而 上 电荷 分 布 变化 不 
大 。 如 果 单 带 为 半 满 层 以 下 的 金属 ， 
其 电子 具有 成 键 性 质 ， 因 此 表面 原 了 
电荷 增加 ， 导 致 芯 层 结合 能 增 大 。 如 
SRA EL bk, WAF Re BPE 
A. WTR HE RE, Hm 
会 能 位 移 对 电荷 再 分 布 以 及 化 学 吸附 


RME | 


很 敏感 ， 因 此 可 以 提供 很 多 细节 ， 


ik. 

MBM RE characterization of 
surface structure HAARAA 
法 研究 国体 崎 面 的 形 摇 、 原 子 结构 
《 即 原子 排列 ) ， 
MAA). ETE (又 称 电子 结 
H) 等 信息。 所 有 的 信息 都 是 在 表 
面 原子 屋 水 平 级 的 ,与 体 相 会 有 很 大 
差别 。 常 用 的 表征 方法 有 : X HAE 
EFTER, RBC TRE, CA 
THe, FRIAR, ATHE 
微 镜 ， 低 能 电子 入 射 等 。 

SAAT surface state analysis 
固体 样品 的 表面 电子 状态 与 体 相 状态 
是 有 差 吊 的， 该 表面 电子 状态 主要 是 


由 固体 材料 的 价 带 结构 所 决定 的 。 利 | 


用 臭 空 紫外 光电 子 谱 及 % 射线 光电 
子 能 谱 的 价 带 谱 可 以 获得 闫 体 材 料 的 


ETS (HEFE | 


| 在 用 表面 


FAIS SE. 这 种 对 样品 
表面 的 电子 能 态 进行 分 析 的 方法 叫 表 
面 态 分 析 。 

表面 污染 surface contamination 
分 析 仪 器 【如 电子 能 谱 、 电 
于 显微镜 ) 对 样品 进行 分 析 时 ， 当 电 
子 束 照射 样品 表面 时 . PA eg ae SE 


| 品 表 面 或 其 附近 的 有 机 物 相互 作用 而 


导致 样品 表面 产生 的 污染 。 其 成 分 以 
有 和 机 碳 为 主 ， 肯 污染 层 随 时 间 的 增加 


“ 而 增 厚 ， 经 常会 对 表面 的 成 分 检测 造 


成 干扰 。 通常 可 以 采用 提高 仪器 真空 
度 、 和 在 样品 附近 或 整个 仪器 内 部 用 液 
握 冷 却 等 方法 来 厂 少 污染 。 对 于 电子 
能 谱 分 析 ， 表 面 污染 则 是 指 由 于 分 析 
的 表面 灵 散 度 很 高 ， 可 以 检测 到 干 分 
之 一 的 原子 层 ， RESES ZRAZ 
REA, RSP RB ASL. OKA 
等 可 以 沉积 在 样品 表面 产生 表面 污 
染 ， 使 得 分 析 的 结果 受到 严重 影响 。 
一 般 应 该 及 时 分 析 或 提高 真空 度 。 
MMW sheilding effect X 射线 
BEIGE St iF PEAR. HE 
品 的 表面 状态 和 荧光 谱 线 强 度 的 关系 
在 元 素 定 量 测 定 中 是 一 个 不 可 忽视 的 
影响 因素 。 荧 光谱 线 的 强度 不 仅 和 样 
品 表面 的 织 构 和 纹 淘 的 性 质 有 关 ， 而 
且 也 和 样品 的 放置 方位 有 关 。 对 于 后 
者 ， 可 以 通过 在 测 量 过 程 中 转动 样品 
来 减少 或 消除 这 种 影响 。 一 般 粗 糖 的 
表面 经 常 引起 谱 线 强度 的 损失 ， 表 面 
光洁 度 越 差 。 强度 的 损失 就 越 大 ; 而 
且 谱 线 强 度 的 损失 与 谱 线 的 波长 有 
关 ， 波 长 越 短 ， 谱 线 强度 受 表 面 光 洁 
度 的 影响 就 越 小 。 
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表面 诱导 解 离 


surface-induced dis- 


sociation; SID 上 质谱 法 的 一 种 离 了 活 | 
化 方式 。 以 固体 表面 作为 碰撞 靶 , 被 . 


加 速 的 离 FREAR EA, 
裂解 的 程度 与 夏 撞 能 得 和 丢 的 种 类 有 


关 。 与 在 离子 活化 区 引入 碰 擅 气 体 使 | 


BF AAS) fe eT RH 


比 ,， 采用 表面 诱导 解 离 时 ,传递 给 离 


TREES ER EH. HRB HR 
aS. Se FERAE AN AE. 
JR i a 5 St Se fe BH ee St 
enbanced resonance Raman scattering; 
SERRS = BoA th heh B Re a 
被 吸附 在 粗粮 化 的 银 或 金 等 金属 表面 
时 ， 其 共振 拉 曼 信和 号 能 增强 10 ~ 10° 
Èe 这 种 现象 称 为 表面 增强 共振 拉 曼 
效应 ,简称 为 SERRS， 所 得 到 的 光 


aurface 


VE BO ty eT IH) a JE me ah a 
| PARI, MIESE 


SERRS MAKR., TARR HET 
拢 的 作用 ， 也 有 表面 增强 的 效应 ， 是 
获得 高 质量 拉 上 光谱 的 有 效 途 径 。 
表面 增强 拉 遇 散射 
hanced Raman scattering; SERS 
RS CIRM RRR. 但 当 一 些 分 
子 被 吸附 到 茶 些 粗 米 的 金属 ， 如 人 金 、 
银 的 表面 时 ,它们 的 拉 曼 六 号 会 增强 
10 ~ 10" 倍 ， 这 种 不 寻常 的 拉 皮 散射 
增强 现象 被 称 为 表面 增强 拉 曼 散射 效 
应 ， 莘 称 SFRS，、 所 得 的 光谱 即 为 者 
MRSE. ER, Em 
组 在 纳米 颗粒 银 上 测 得 了 单 分 子 的 表 


surface en- 


为 是 一 种 很 好 的 表面 研究 技术 。 


EASE gold evaporation 在 进 


一 般 : 


行 扫描 电镜 或 电子 探 针 分 析 时 ， 为 了 
消除 战 减 少 高 能 电子 扫描 非 导 体 样 品 
时 在 样品 表面 产生 的 充电 静 象 ， 在 样 
品 表 面 喷 甸 一 层 金属 金 作为 表面 导电 


| 层 。 为 了 消除 荷 电 效 应 以 及 不 影响 样 


mi AMR, RE RWARA —E 
ROPES, (RAE AE. SFR 
扫描 电镜 ， 为 了 不 影响 空间 分 辩 率 以 
及 对 样品 细微 结构 的 观察 ， 应 该 控制 


| HHASE MS BAL, BRAT LL 
| ELLER eat ee Eb RRIA 


ACh ATI Se EH. 

AEA carbon evaporation 在 
进行 扫描 电镜 或 电子 探 针 分 析 时 ， 为 
了 消除 或 减少 高 能 电子 扫描 非 导体 样 
MEERN, TEE m EE 


| #-RAFBRANSER, SRE 


FALL. PETAR AOR, X 


性 不 如 表面 燕 金 好 。 

别 构 控制 allosteric control 是 指 
通过 与 蛋白 质 分 子 的 某 一 部 位 起 作用 
丽 引起 蛋白 质 构象 变化 ， 进 而 影响 蛋 
白质 分 子 荔 一 部 位 活性 的 --- 种 控 
制 机 理 。 

并 合 标 准 恼 善 pooled standard de- 
viation ”并 合 方差 的 平方 根 值 。 并 合 
方差 是 按期 权 方 式 计算 出 的 各 组 调 定 
值 方 养 的 统计 平均 值 。 当 试验 分 m 
HET. SAWEDE S bm 组 的 


| WAS (E212, m 共同 决定 。 总 
面 增强 拉 况 光谱 ， 增 强 因子 高 达 ， 方 其 


10 ”~10”。 志 面 增强 拉 曼 光谱 被 认 | 


2 到 Er, -a) 


x= = 
onan 


2 


40 Po 流 


AP, ni Mf an, - 1 分 别 为 第 i 组 
ROSE BOAT G h HE 

波长 wavelength HIGH FA 
(ea) SM ek SE LT DAAR BT A AS 
REES, FAA. ARE, 
通常 在 波 图 的 航 大 值 【波峰 ) 或 极 


AME CGR) 处 进行 测量 。 其 单位 ， 
TRSH- MAAAR (nm), Æ | 


外 区 用 微米 rpm) :波长 入 或 频率 v 
由 产生 跃迁 的 两 能 级 的 能 其 差 
AF RSE 
> he 
AF = hy = pi 

式 中 ,是 光速 (cm-s); ARY 
AAR. FER AR 取决 于 原子 和 
分 子 的 结构 ， 是 原子 和 分 子 的 固有 特 
性 。 原 子 光谱 波长 是 进行 原子 光谱 定 
性 分 析 的 依据 

波长 分 辨认 wavelength resolution 
指 单 色 器 区 别 或 潜 认 两 条 波长 差 为 


AA 的 相 邻 光 谱 线 的 能 力 ， 是 所 有 兴 | 


学 仪 回 的 一 项 重要 质量 指标 。 理 论 分 


辩 率 由 下 式 定义 ， R=4, A 为 这 两 


条 谱 线 波长 的 平均 值 。 此 式 表 示 单 色 
aol AY RBI RE WA RR CA + AA) 
的 两 条 谱 线 分 开 。 所 谓 “ 刚 能 分 辨 
开 ” 的 判 据 是 瑞 利 【Rayleign)y 判 
则 : 一 条 谱 线 之 入射 花样 的 中 央 极 大 
值 正 好 与 相 邻 等 强度 谱 线 衍射 花样 的 
第 一 极 小 值 相 重合 。 显 然 ， 被 分 开 的 
两 条 谱 线 的 波长 差 (M) teh, A 
RRR RHA. FESR 
高 的 波长 分 辨 力 , 单 色 器 的 色散 力 要 
FTO AT SEE. KELE 


H, PAS TB (S38 ie A a Ee 
F. BM, WX 射线 分 光 计 ,其 波长 


分 辩 率 用 公式 算出 ， Ap, oI 


hgh hee A, BOA aT Bt e ay E 
AN: 
波长 精度 和 波长 年 现 性 
length accuracy and wavelength repro- 
ducibility ”在 单 色 仪 、 分 光 光 度 计 等 
光谱 仪器 中 ， 需 随时 政变 仪器 输出 单 
色光 来 的 波长 值 、 或 进行 自动 波长 选 
E., ARKH. RRM 
长 值 与 仪器 输出 单 色光 真实 波长 值 之 
各 的 偏差 值 (波长 误差 ) 大 小 表征 
了 仪器 的 波长 精度 ,仪器 的 波长 精度 
是 直接 与 光谱 定性 分 析 准 确 度 相关 的 
ERE. RRA RET 
仪器 波长 机 构 的 机 械 精 度 及 光学 系统 
调整 精度 ， 环 境 温度 的 变化 对 波长 精 
度 也 有 影响 。 访 长 重 现 性 表征 多 次 改 
变 波长 时 对 同一 波长 多 次 标示 值 之 间 
的 最 大 偏差 .这 是 直接 反映 仪器 波长 
系统 工作 稳定 性 和 可 靠 性 的 指标 。 波 
长 重 现 性 是 随机 误差 的 反映 ， 与 仅 器 
机 械 系 统 、 电 子 系统 稳定 性 及 电子 品 


wave- 


| 志 、 外 来 杂 散 光 、 温度 变化 等 因素 直 


接 相关 。 
波长 色散 wavelength dispersion 

在 扫 撕 电镜 的 能 谱 分 析 和 电子 探 计 分 
HP, WAP RAR PAR X 射线 
能 量 进 行 分 析 的 一 种 方法 。 该 方法 利 
用 高 能 电子 东 扫 描 样 品 表 面 ， 产 生 立 
射线 。 由 于 每 个 元 素 均 可 以 产生 特征 
XH, DX 射线 的 能 量 (EE) 
就 村 以 对 样品 进行 定性 检测 。 在 对 义 


HE bo 4 


MERAM, EX 射线 经 | 
REPERA, ATERN E 
按 波长 不 同 的 色散 分 布 ， 就 称 为 波长 
色散 ， 也 叫 唱 体 色散 。 从 色散 的 波长 
就 可 以 获得 X 射线 的 能 量 ， 从 而 着 
断 分 析 区 域 的 元 素 级 成 。 从 色散 波长 
的 强度 可 以 对 泡 素 进行 定 最 分 析 。 
波长 色散 X 射线 荧光 光度 计 


wavelength 


dispersive X-ray fluores- 
cence spectrometry -种 x at $e He HE 
ARR. HEE ah AC aX 射线 荧光 
在 进入 性 测 器 之 前 ， 经 过 色散 元 件 使 
之 按 其 波长 进行 空间 色散 ， 从 而 使 检 
测 器 一 次 只 接受 -种 波长 的 荧光 。 对 
于 短波 长 的 X 射线 荧光 【10pm ~ 
2nm), -M RAS MARA OLA 
体 作 为 色散 元 件 ; TT RY X 
射线 荧光 (2 ~ 20nm) ， 则 主 变 采用 
光 棚 或 全 反射 的 镇 面 反射 器 作为 色散 
元 忻 。 根据 检测 通道 的 配置 ， 这 类 光 
谱 仪 又 有 单 道 和 多 道 之 分 .在 单 道光 
谱 仪 中 ， 通 过 色散 元 件 或 检测 器 的 扫 
描 ， 可 依次 检 出 和 测定 待 调 元 素 的 特 
ERRARE, AEE, 
则 是 利用 多 个 固定 的 检测 通道 对 特定 
元 罕 的 特征 谱 线 同时 进行 测定 。 为 了 
MST REE, Aa ee 
REETA 一个 扫描 通道 。 

波长 色散 分 析 法 wavelength dis- | 
persion analysis ”扫描 电 和 镜 以 及 电子 
探 针 分 析 中 需要 对 电子 东 产 生 的 X | 
射线 的 能 量 进 行 分 析 。 一 般 可 以 遗 过 
ETRE X 射线 按 渡 长 色散 ， 再 
几 探 测 器 将 其 转化 为 电信 号 进行 检 
测 ， 这样 就 可 以 获得 电子 束 激发 的 X | 


 RRHSCRE, Rinse, 


射线 的 波谱 分 析 图 ， 从 波长 可 以 判断 
X 射线 的 能 其 ， 从 市 可 以 获得 元 素 组 
MATE ER EE AT o 


EKE Hi wavelength disper- 


| sive spectrometer; WDS 采用 波长 色 


FAS AR a BE AR RAE X g 
线 谐 的 仪器 。 当 前 的 X 射线 显 微 分 
析 仪 ， 大 多 采用 波长 色散 谱 仪 来 进行 
X 射线 的 能 其 分 析 。 波长 色散 仪 的 灵 
敏 度 不 如 电子 能 谱 高 ， 但 能 量 分 辩 率 
较 好 ， 目 前 主要 用 在 扫描 电镜 和 电子 
微 束 探 针 分 析 上 。 
SR waveguide 波导 管 是 传输 
-- 般 
ADAR, E ESR HEAR, 
HH CE BF A E ROE E E Se 
进入 谐振 腔 (HO). RFSRR 


”十 根据 微波 波段 的 不 同 而 不 同 。 对 于 


常见 的 X 波段 ESR 谱 仪 ， 其 微波 波 
长 是 3em 左右 ， 相 应 的 矩形 波导 管 
的 -种 标准 尺寸 是 ， 内 壁 宽 边 的 长 度 


| @=22. 86mm, Py SESH 4c BF A = 


10. l6om, a BAF 的 2 悄 。 

MH wave height 电 北 学 中 的 波 
高 是 指 极 谱 波 的 极限 电流 ， 可 以 使 用 
任何 方便 的 单位 。 在 极 谱 定 景 分 析 时 
KAE. 

HERE wave number AEREA 
(ARE ARAH, AiE em. 
波 数 e 与 波长 4、 频率 > Boe > 
BURRE 


BERAE 与 频率 、 臣 数 成 正比 。 
HREF Bohr magneton 是 电子 


42 bo % 


三 第 的 量子 力学 单位 。 电 子 的 电荷 为 ， 


~e、 质 量 为 m.， 真 空中 的 光速 为 c， 
WONG hk = 去 ， 玛 尔 夏子 
as (HARB Zm) 则 为 
Wu amet =0. 9274096 x 10°". T 

玻璃 电极 glass electrodes H -- 
种 特殊 类 并 的 玻 坊 制 成 球 泡 状 的 敏感 
AR, BRAGA AR AAS BR, 
响应 于 特定 的 离子 ， 如 Lit, Nat, 
发 ” ，Ag” 和 NH, HRUBA Ot A ER, 
由 于 膜 电位 随 被 测 离子 活 度 而 变化 ， 
因 市 通过 离子 选择 性 膜 的 膜 电 位 可 测 
定 离子 的 活 度 。 

玻璃 pH 电极 的 碱 误差 alkaline- 
error of glass pH electrode ”使 用 玻璃 
PH 41 #8 EE APE A AR AY pH 值 
时 ， 由 于 溶液 中 HR ACH, RA 
离子 以 外 的 其 他 阳离子 在 溶液 和 玻璃 
pH 电极 膜 界 面 间 进 行 交 换 形 成 相应 
电位 而 使 pH 测量 值 偏 低 ， 所 产生 的 
TREAD ME”. HF Na’ MPR 
TRB, MEH “AE”, MER 
好 的 玻璃 pH 电极 ( 主要 决定 于 琉璃 
膜 的 组 成 ) 仅 在 pH > 13 时 才 产 
RE 

玻璃 pH AER AT RBIRZE acid-error 
glass pH electrode 使 用 玻璃 pH 电极 
WEAR HE AACE A pH 值 时 《如 
PH <1)， 由 于 溶液 中 H' RERA, 
测 得 pH 值 将 高 于 实际 值 ， 由 此 产生 
的 误差 称 玻璃 pH 电极 的 酸 误 差 ， 产 
生 的 原因 尚 不 完全 清楚 。 

玻璃 化 转变 温度 glaas transition 


temperature 过 冷 液体 和 无 定形 玻璃 
态 之 间 发 生 转 变 时 的 温度 ,以 表 
To HELD. Atl, ARH 
合金 等 材料 在 急 冷 的 条 件 下 可 见 到 这 


， 种 辟 璃 化 转变 现象 。 


玻璃 腊 电 极 glass membrane elec- 
trode ”利用 特殊 玻璃 制 成 的 膜 作 传 感 
器 ， 实 现 对 某 种 离子 的 活 【 浓 ) BE 


| 或 其 改变 具有 选择 性 响应 的 电极 ， 属 


离子 选择 性 电极 的 一 种 ，pH 玻璃 电 
极 就 是 一 种 应 用 最 广泛 的 玻 仿 膜 虹 
极 。 通 过 改变 玻璃 膜 的 组 成 ， 还 可 以 


”实现 对 其 他 某 些 离子 的 活 (浓度 


或 其 改变 具有 选择 性 响应 的 电极， 如 
Na 、K -和 Li 选择 性 电极 等 ， 旧 前 
应 用 较 广 的 是 Na' 透 择 性 电极 。 

MEXR HK glas beads support 
MIFERLANRA, ERE 
吸附 而 采用 这 种 载体 。 它 的 比 表面 较 
小 , Sit Aik ww Oo -~ 
0.1m +g ', 因此 阅 定 液 的 载 量 很 
小 ， 进 样 量 也 必须 随 之 降低 。 其 特点 
是 由 于 载 液 量 小 (BE FT 
0.05% )， 在 分 离 高 沸点 物质 时 侯 出 
的 海 库 会 降低 {例如 沸点 500T 的 物 
质 可 在 275 守 流出 ), 伪 出 的 时 间 也 
会 缩短 。 

FRR BI ngid glass solvent; 
glassy solvent #4 SH 4G BEE PF 
PRE EE GR OPE A, cS 
MME (77K) 下 时 玻璃 状 ， 因 此 称 
为 玻璃 状 溶剂 或 刚性 七 剂 。 这 种 洲 剂 
在 极 低 湿度 下 对 竺 测 分 半 也 有 较 好 的 


| 溶解 性 ， 本 身 不 发 光 ， 与 待 测 分 子 无 


相互 作用 . 并 且 滞 清 透 明 而 没有 气 


aR bu 43 


泡 。 WH RRA EPA Z | 取 。 


醚 、 异 丙烷 与 乙醇 的 5: 5: 2 的 混合 
溶剂 ) .EP( 乙 租 与 异 丙烷 的 等 体积 混 
AUB) LR PM BAGS PERG 
W Ae 4 HRA) Se 
铂 电 极 ”platinum electrode LA 
RGR hee ARRAY, E 
是 一 种 情 性 金属 电极 ， 负 本身 不 参加 
keh, (HARPS. ATA 
有 化 学 性 质 稳 定 ， 扎 过 电位 小 . 而且 
高 纯度 的 铀 容易 得 到 ， 
等 特点 ， 所 以 屋 实 验 室 中 最 常用 的 一 
种 电极 材料 ， 

MA doctor test AEF ERE 
存在 下 ， 用 亚 铅 酸 钠 洲 液 和 轻 质 石油 
产品 作用 ， 凡 定 性 检查 油 中 硫酸 或 芍 


CAPES SAAR. MERKER i 
酸 钠 溶液 称 为 博 十 试剂。 博士 试剂 是 | 


HORRE GARUAR RE H 
成 。 过 氧化 物 的 存在 会 于 扰 试 验 。 
ABR porphyrin BRAS} FE a PY 
THER (A ~ D) 经 四 个 次 甲 基 
一 CH 一 (5.10,15,20) 连 接 闭 环 而 构 
RATED ,如 者 图 所 示 。 其 便 基 上 
(2,3,7,8,12,13,17,187 接 甲 基 、 乙 
A., 乙烯 基 、 再 酸 基 等 取代 基 后 生成 
各 类 中 啉 分 子 。 外 啉 环 是 -一 个 大 的 平 
St $e A. PS eh a A E 
(HEEE). Ob Ok AS Sy RE te 
性 质 由 侧 基 上 取代 基 的 种 类 淡定 。 具 
Fy PR RSE RO it cy aos BK LN 
ET HATEN ee as BE He A RHS 
tE. RRS, Sek TERRIR, KE 
RBS 4H HARI; Ro. HR 
基 趣 少 ， 乱 水 性 趟 强 ， 容 易 被 醚 类 伴 


容易 进行 加 工 | 


只 有 用 较 强 的 无 机 酸 才能 从 醚 中 
反 芋 肥 出来。 一 般 将 用 等 量 直 酸 从 乙 


醚 中 华 取 2/3 中 啉 时 需 间 的 盐酸 浓度 


(%) EX HERS, AAD Ab 
HARTER A, MRAR, Ub BR 
B FA PA E HE H De ERD a Ek PO Wi 
ER. RETE., 具有 特征 紫 
外 -可 见 吸 收 光 谱 及 荧光 光 滴 。 其 有 有 
机 海 剂 溶液 在 可 见 区 有 四 个 特征 吸收 
HE, Soret 带 在 400nm 附近 有 一 个 吸 
Henge 


$b 2 JE compensated spectra 

-RETES HO PIB Phy LY 
Sh eee m ES AOR ee AOR aR RE 
损失 后 调 得 的 光谱 。 最 常见 的 情况 是 
MARIE I, 的 补偿 。 由 于 窗 片 的 散 
射 、 反 射 和 偏振 附件 的 安装 等 都 可 造 


| 成 五 的 降低 ， 可 在 参 比 光路 中 放置 


光 东 衰减 器 或 金属 纱 网 ， 以 挡 掉 一 部 
分 光 ， 再 调节 4 至 满 度 《 100%)， 
补偿 光谱 的 另 -- 种 情况 是 对 溶剂 吸收 
的 补 伴 。 此 时 ， 样 唔 溶液 置 于 样品 光 
路 ,溶剂 置 于 参 比 光路 ， 测 得 的 即 是 
样品 溶液 中 所 含 少 量 泣 质 的 吸收 光 
谱 。 补 秒 光谱 可 使 重生 谱 带 分 开 ， 能 
显著 提高 测量 的 灵 葡 度 。 主 要 应 用 于 


: 大 量 已 知 物质 存在 下 微量 组 分 的 分 


析 ， 纯 度 上 改定， 以 及 测定 溶剂 效应 等 
所 引起 的 微小 波长 (频数) 移动 等 。 
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H complement 
ERRA RAM, Spiik atA 
oN HC fie m Mil Pe. 补体 的 成 分 有 : 
C,-C,, BAF, DAS, RAF, 
IAS, SRR, CMC, 
结合 蛋白 等 . Ci, 的 活化 可 引起 其 他 
成 分 的 连续 数学 性 活化 : 补 悼 成 分 介 
导 的 生物 学 效应 有 ; 细胞 免 次， 体 小 
AR, A, BETE., M, 调理 作 
用 和 这 敏 毒素 产生 等 . 

林 体 结合 试验 
test; CFT 为 了 说 明 样 品 中 奔 在 特 
定 抗 原 或 特异 性 的 补 震 结合 抗体 ， 定 
性 和 定量 地 控 渍 补体 结合 的 任何 血清 
学 试验 。 即 把 团 定 数量 的 抗原 和 补体 
分 别 加 到 -系列 失 活 血清 的 连续 稀释 
BP, PLA APIA. 
Bis, 再 加 入 深 血 系统 ， 检 查 每 -种 
MERRET HE., ÆA 
性 试验 中 ， 抗 体 的 济 度 可 以 由 出 现 一 
定 程 度 溶血 的 血清 稀释 液 表 示 。 补 体 
未 被 结合 的 血清 稀释 液 ， 则 不 含有 可 
测 的 抗体 。 如 果 在 最 低 稀 释 度 的 血清 
中 ， 观 察 到 溶血 作用 ， 则 试验 是 阴性 
的 ， 即 原始 血清 不 含有 可 测 的 抗体 。 
为 消除 因 存 在 抗 补体 物质 等 的 影响 ， 
必须 作对 照 试验 。 

TES hië sampling without re- 
placement 亦 称 不 放 回 式 抽 样 ， 每 次 
从 样品 总 体 中 抽取 的 样品 单位 ， 经 检 
验 之 后 不 再 放 回 总 体内 ， 和 在 下 次 抽样 
时 不 再 被 朱 到 。 总 体 每 经 过 一 次 抽 


complement-fixation 


AE, SOPH ih Ro bk, | 


因此 ， 每 个 样品 单位 在 各 次 抽样 时 被 
FP AST AY 


-HRAM ; 


不 等 精度 测量 unequally accurate 
measurement 省 次 测量 值 具 有 不 同 
精度 的 测量 。 用 不 同 的 方法 对 同一 - 样 
品 的 测定 ， 不 同人 员 用 权 同 的 方法 对 
同一 样品 的 测定 ， 同 一 分 析 人 员 用 相 
同 的 方法 对 同一 样品 在 长 时 间 间 隔 进 
行 的 测定 ， 得 到 的 测量 值 常常 是 不 等 
精度 的 ， 应 按 加 权 方 式 计 算 总 方差 。 

不 对 称 单 位 asymmetric unit = 
胞 中 没有 对 称 性 联系 的 原子 离子 或 分 
子 所 占据 的 区 域 。~- 个 不 对 称 单位 可 
以 看 做 是 晶体 空间 中 的 一 部 分 ,由 这 部 
分 出 发 ,利用 晶体 所 属 空间 群 的 全 部 对 
称 操作 , 可 以 准确 地 镶 复 整个 盟 体 空 
间 。 一 个 不 对 称 单 位 的 结构 参数 包括 
了 描述 整个 晶体 结构 所 适 要 的 全 部 信 
息 。 不 对 称 单 位 的 划分 不 是 惟一 的 , 例 
如 ,对 于 分 子 晶 体 常 选择 有 利于 表达 分 
子 结构 的 区 域 作 为 不 对 称 单位 。 

不 对 称 电 势 asymmetry potential 
根据 膜 电 势 公式 ， 腊 两 侧 溶 液 主要 离 
子 的 活 度 相等 ， 膜 电势 应 为 替 。 实 际 
上 ， 用 相同 电势 的 内 、 外 参 比 电极 ， 
相同 活 度 及 其 组 成 的 和 内、 外溢 液 、 测 
SHB BAIA OS, 一 般 在 
-1.8~4.2mV 范围 波动 ， 称 为 不 对 
称 电热。 不 对 称 电 势 的 存在 ， 是 pH 
测量 误差 的 来 源 之 一 。 而 且 对 于 同一 
玻璃 电极 ， 它 的 数值 往往 随时 间 而 变 
it. TARR, a 
BER, REM AIC pH t 
的 标准 缓冲 溶液 进行 校正 。 

不 对 称 电位 asymmetry potential 
在 pH 玻璃 电极 的 膜 电 位 与 洲 液 pH 
值 的 关系 式 推 导 过 程 中 , 曾 作 过 关于 


HARA SPS KE PD lO IE 
相等 的 假定 , 冈 而 跨越 整个 玻璃 膜 的 
膜 电 位 仅 随 玻璃 电极 内 .外 溶液 中 的 
氢 离 子 活 度 差 面 定 。 了 但 实际 上 当 外 部 


溶液 的 氨 离 子 话 度 与 内 参 溶 液 的 氢 离 | 


子 活 度 相 等 时 ,玻璃 膜 的 电位 并 不 等 
于 零 , 即 玻 瑞 膜 两 侧 仍 有 -- 定 的 电位 
莽 , 这 种 电位 差 称 为 玻璃 电极 的 不 对 
称 电 位 ， 它 主要 因 玻 璃 膜 内 .外 两 个 
表面 实际 上 的 差异 而 产生 。pH 玻 现 
电极 在 使 用 六 经 长 时 间 禄 泡 活 化 ,可 
减 小 .稳定 不 对 称 电 位 .从 而 可 合并 到 


电极 常数 中 ,基本 不 影响 以 后 的 测定 。 | 
不 分 流 进 样 。”spliless sampling 4h : 


在 色谱 分 离 中 ,将 全 部 被 分 析 样 品 引 
入 毛细 管 色 详 柱 进行 分 离 分 析 的 一 种 
进 样 方 法 。 在 进 样 时 ， 把 分 流 系统 的 
ARR ( 一段 时 间 )， 使 所 有 样 
品 在 汽化 室内 汽化 为 气体 后 ， 被 载 气 
带 信 毛细管 色谱 柱 ， 然 后 再 开启 分 流 
疝 吹 走 少 基 剩余 的 未 进入 毛细 管 柱 的 
样品 混合 气体 ,， 它 的 优点 是 灵敏 度 
高 ， 适用 于 六 其 分 析 ， 如 环境 分 析 、 
Ra PRS RG SH. AS. 
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不 极 化 电极 ”nonpolarizable elec- 
| trode 又 称 去 极 化 电极 。 电 极 面积 很 
” 大， 电解 时 电流 密度 很 小 ， 不 易 出 现 
液 差 极 化 ,电极 电位 是 恒定 的 。 

不 可 控 男 案 uncontrollable factor 
其 水 六 不 可 人 人 为 地 产 格 加 以 调控 的 、 
KR. MARS, AREH., H 
条 件 等 很 难 人 为 控制 ， 在 分 析 测 试 
h, 仪器 性 能 、 人 员 素 质 等 也 都 难于 
严格 控制 。 因 此 ， 在 设计 试验 时 ， 要 
尽量 将 不 可 控 国 素 做 随机 化 安排 ， 使 
其 影响 相互 抵偿 。 

AF] PR ER irreversible polaro- 
graphic wave 极 谱 电流 是 过 电极 反应 
} 速率 控制 的 极 谱 波 。 其 特征 是 当 电 极 电 
位 达到 去 极 化 剂 的 还 诛 电 位 以 后 ， 电 流 
1 随 电位 负 移 而 缓慢 上 升 ， 最 后 昌 也 达到 
极限 扩散 电流 值 ， 但 由 于 电极 反应 进行 
缓慢 ， 极 谱 波 上 升 部 分 是 倾斜 的 。 

不 灵敏 核 的 极 化 转移 增强 法 in 
sensitive nuclear enhanced by polariza- 
tion transfer; INEPT 一 种 利用 极 化 
转移 技术 区 分 指认 CH 、CH: CH 


ora . 
与 A 基 团 的 方法 。 该 法 的 脉冲 


AQ (采集 FID) 


需 注意 下 面 两 点 : (1) 进 样 器 温度 

要 足够 高 ; (2) 样品 预 处 理 或 稀释 

Et Bit FS Pee yA Se 5p Pe a A CC, PRS 
13 1 T 
c 观测 核 | "m -g—-|(#). 
wal (P), ahaa 


上 述 两 个 [7A RK He ae BE 
择 性 激发 ,使 H 有 关 能 级 的 布 居 数 
及 转 ， 产 生 极 化 转移 ， 为 检测 因 极 化 


4 -{ 2), ] -全 去 所 


用 后 变 成 仪器 可 检测 的 信和 号 ,经 过 不 


同 的 7 a a g 3 


ca "Wen Aton AY 


转移 而 增强 的 ef 的 信号 ， 经 90° 作 | CHCH CH, 基 团 'H 对 ?C MMR 
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分 的 不 同 而 分 别 可 检测 到 CH, CH, 
CH, 阿 时 出 现下 信和 时 ;只 有 CH 为 正 
信号 ;CH 为 负 信 导 和 CH.CH; 为 正 
信号 的 3 种 谱 图 .比较 3 种 实验 条 件 
ATS PR LA Be A ey A a 
别 和 指认 分 于 中 的 CH, CH, ,CH 与 


.C、 基 团 。 出 于 该 方法 和 用 选择 
性 激发 所 导致 的 极 化 从 韦 核 转移 到 稀 j 


核 , 从 而 太太 增强 了 信和 号 ,因此 
MEZ. 
不 确定 度 表征 合理 


uncertainty 


HORE P REN ANT RAMOS, BE | 


的 量 值 及 其 不 确定 度 给 出 了 一 个 以 --… | 


定 的 置信 概率 包 舍 被 测定 大 的 真 值 的 
警 信 区 间 。 包 括 根据 测量 数据 统计 分 
布 估计 的 A 类 不 确定 度 ( 即 随 机 不 确定 
度 , 用 标准 偏差 表征 ) 和 由 系统 效应 引 
人 的 BB 类 不 确定 度 ( 即 系统 不 确定 度 ， 
与 修正 值 和 计量 标准 有 关联 》, 按照 误 
差 传递 公式 ,可 将 两 类 不 确定 度 合成 ， 
此 称 为 合成 不 确定 度 。 合 成 不 确定 度 
具有 概率 意义 ,在 遵从 正 态 分 布 的 条 件 
下 ,其 概率 为 贷 .2% 。 合 成 不 确定 度 
乘 置 信 系数 上 .所 得 到 的 不 确定 度 , 称 为 
展 伸 不 确定 度 , 邮 总 不 确定 度 。k 值 一 
般 取 2 ~3, 即 区 间 所 需 包 含 概率 或 置信 
TRAE 95. 44% -~ 的. 03 外 。 总 不 确定 度 
表示 测定 结果 的 置信 区 间 , 被 测量 的 值 
SHB AL 95. 44% ~99. 73% 和 包含 在 此 区 间 


内 。 用 来 评定 和 表达 由 于 测量 误差 的 | 
FTES Ee SE 


不 完全 去 篇 
pling SHS. 


non-compiete decou- | 


不 稳定 常数 instability constant 
A -种 表征 配 【 络 ) 合 物 的 稳定 性 
的 特征 和 参数， 常用 Kia em. 与 配 
(40) 合 物 的 稳定 常数 Ka 互 成 倒数 
RR, Ky = 1K ggg 例如 

[ Ag( NH,}, ] ' == Ag" +2NH, 


[Ag | (NH, ]* 
[ Agi NH, PA ] 


对 具有 相同 配 体 数 的 同类 型 配合 物 而 
A, Kt@ 息 大， 表示 该 配合 物 多 不 稳 
©. MERE. 

不 稳定 离子 unstable ion 在 离子 
源 内 生成 ， 但 在 离开 离子 源 之 前 就 分 
解 的 离子 。 通 常 指 寿命 小 于 07s 的 
离子 。 由 于 这 种 离子 的 刹 解 发 生 在 离 
TRA, RKRAR AR (in- 
source fragmentation) 。 

不 允许 残 贸 ”nontolerance $F 
某 类 农药 的 毒性 较 大 或 其 他 原因 ， 不 
允许 残 留 于 食物 的 内 部 戟 表面 ， 其 允 
WRB HA P, 

ER population 粒子 在 各 能 
级 上 的 分 布 几率 。 在 热平衡 下 ， 体 系 
的 微 现 粒 于 处 于 不 同 的 运动 状态 ,在 
各 相应 的 能 级 上 的 占有 的 几率 (分 
布 几率 ) 是 一 定 的 ,体系 微观 粒子 
的 布 居 数 服从 波 耳 兹 曼 分 布 。 对 于 核 
自 旋 体系 总 数 为 n 的 能 级 中 ， 处 于 能 
级 为 E 的 第 :能 级 上 的 布 居 数 P, 
应 为 


Kre = 
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EHER Ph B,D, KA eR 
子 数 为 了 的 核 自 旋 系 统 在 第 上 个 塞 曼 
HEREKE, 为 
E = 
其 布 居 数 为 


—hyBym, 


—hy8ym, 
p exp a } 
Eo onu —fyigm, 

pA exp VF ) 
Y Am, 4) 8) WE eA ee 
量子 数 。 

布拉格 方程 、Bragg equation 


联系 


赂 了 的 体积 尽 可 能 小 。 一 般 用 P 表示 
BARS. HRT. BATHS 
TALR AA-AAA. H AS 
B、C 表示 底 心 格子 ，1 表示 体 心 格 
下 ,下 表示 面 心 属 子 ，R RRR 
格 了 。 麻 心 、 体 心 和 耐心 格子 的 每 个 
蝇 胞 中 都 全 有 一 个 以 上 的 格子 点 ， 所 
LAER ART (R ÆRA A mt 


| ESRT). RARE -HETT ARS 


入 射 方向 和 品 胞 大 小 、 形 状 的 方程 之 


一 ， 其 形式 如 十 
2d,,,3108 =A 

SOY, dw Eig UAE, hat 为 入射 
指标 ， 它 们 是 :组 不 一 定 互 质 的 整 
数 ; ARAM MAA XK 射线 的 波长 。 
布拉格 方 穆 和 和 芳 埃 方程 实质 上 是 一 样 
的 ， 都 是 联系 衍射 方向 和 此 胞 大 小 、 
形状 的 方程 ， 不 同 点 是 布拉格 方程 以 


平面 点 阵 为 出 发 点 ， 劳 埃 方程 以 直线 ; ie (Bloch) TE 1946 年 首先 用 经 典 


点 阵 为 出 发 点 ,布拉格 方程 的 应 用 更 
广泛 。 

布 榨 纵 格子 ”Bravais lattice 按照 
法 国学 者 A. Bravais 提出 的 准则 ， 为 
晶体 点 阵 选取 平行 六 面体 单位 格子 


CRR) FS. da oR RE BE HI | 
C) 单位 格子 要 ， 


FR, IX HE MEM Ee: 
显示 出 空间 点 阵 所 国有 的 点 群 对 称 
性 ,并 在 其 中 表现 出 特征 平移 对 称 
性 ; (2) 尽 可 能 取 点 群 中 的 高 次 轴 
PPA FRM A, (3) 单 
fate T AY BE US BY RE LA A fa HH; 


AR 14 种 不 同类 型 的 布 拉 维 格子 ， 其 
中 有 7 种 素 格子 ，? 种 复 格子 。 各 种 
布 拉 维 格子 的 点 群 对 称 性 分 属于 7 种 
点 群 ， 分 章 是 7 种 品系 中 对 称 性 最 高 


ARE, 


7 BRAS Brillouin scattering 
它 为 非 弹性 散射 ， 是 由 声 子 或 磁 振 子 
引起 的 散射 并 频 率 的 位 称 。 位 移 一 般 
具有 1 ~2em “，、 旧 用 光学 干涉 韵 方 
法 才能 分 辨 。、 布 里 渊 散射 呈 以 测定 村 
料 的 力 党 性质， 如 弹性 模 量 等 。 

布 洛 赫 方程 Bloch equations 布 


理论 描述 磁 共 振 现象 ， 并 提出 了 一 组 
方程 ， 用 来 描述 磁场 中 凋 化 强度 矢量 


的 动态 行为 - 
aM, M, -M, 
dE =yl H xM). tOn 


dM. M, 
di =y(H xM), = Ta 


dr 
RE, T, BRD A BE ae gt eT UB] ak 


dif M 
一 = ¥CH xM), - r 
2 


| AER, T, FR A NE- A E 
E E DES MOTEL. dbp Ry 
(4) 在 满足 前 几 条 的 前 提 下 ， 单位 | 


可 知 ， 当 在 = 方向 上 加 上 上 静 磁 场 互 ， 
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则 磁化 强度 在 = 方向 的 分 基 M, 到 热 
平衡 时 应 赵 于 热平衡 值 Wo ， 而 M, 
M, OTE. 

BESS MA partial excitation 因为 


ESR 跃迁 频率 跨度 很 大 ， 有 些 金属 化 | 
合 物 的 ESR 谱 出 峰 范围 可 达 数 百 毫 : 


特 斯 拉 ， 即 使 微波 脉冲 足够 短 ， 其 频 
PARA 9] Ae Af oe HE ESR H, 
| RA RAD RAM St ee BE RE 
被 激发 ， 这 就 是 部 分 激发 。 应 注意 白 
旋 包 的 部 分 激发 与 整个 非 均匀 增 宽 
ESR 谱 线 的 部 分 激发 是 有 所 不 同 的 。 


C 


# ARBAB Tailored excitation 
NMR E E H BE ERR A 
Hi. Fl AER HAR 


l 将 产生 不 同 的 NMR 谱 。 在 选择 性 激 
| 发 或 选择 性 去 确实 验 中 ， 只 希望 激发 


场 仪 限于 预定 的 几 个 频率 位 置 或 频 


， 段 。 如 谷 消 除 强 洲 剂 峰 ， 则 般 望 溶剂 


蜂 不 被 激发 等 等 。 为 产生 这 种 特定 要 
求 的 激发 场 ， 根 据 FT 原理 ， 可 先 把 
这 种 特定 要 求 的 激发 控 其 频谱 函数 开 
{o) 经 FT 转变 成 时 城 的 广发 函数 了 
(5 ,再 用 大 昌 来 调制 出 一 定 规 贴 的 激 
发 脉冲 序列 ， 它 们 往往 由 小 角度 强 脉 
冲 串 构成 。 如 此 根据 实验 的 需要 制造 
出 具有 特定 画 数 的 激发 方式 ， 愉 如 裁 
RK, MAAR. 

RE samping 按照 一 定 的 程序 
从 全 部 被 测试 物 中 抽取 分 析 测 试 所 需 
试 样 的 过 程 ， 所 抽取 的 试 样 要 能 代表 
全 部 被 测试 物料 的 平均 组 成 ， 且 不 被 
RRA. UFR), BR 
SH, Mea. we. tw 
等 ， 则 需 按 一 定 的 步骤 进行 采 祥 : 首 


| 先 采 集 “ 粗 样 "， 粗 样 最 的 多 少 取决 


于 颗粒 的 大 小 和 其 均匀 性 ， 粗 样 经 破 
碎 、 全 部 过 簿 、 混 侣 和 缩 分 后 才能 制 
成 分 析 试 样 。 缩 分 时 常 采用 圆锥 四 分 
法 ， 每 经 一 次 缩 分 ， 试 样 缩减 一 半 。 


; MARR, Sei, Be HE 


分 ， 直到 化 验 所 需 量 为 目 。 送 化 验 室 


的 试 样 应 贮存 在 合适 的 容器 中 ， 贴 好 
标签 ， 注 明 试 样 各 称 、 米 源 、 采 样 时 
ARTA T 

采样 点 间隔 sampling point interval 
用 FTIR 光 溢 仪 测定 干涉 图 时 是 按时 
间 先 后 的 顺序 和 等 时 间 间 隔 密 集 她 采 
集 信 号 的 强 讶 ， 王 涉 图 采用 这 些 入 号 
的 数字 和 化 点 表示 。 一 个 实测 的 干涉 图 
只 能 采用 有 限 个 数据 点 来 数字 化 。 采 


样 间隔 写 小 ， 采 集 的 数据 点 意 多 ， 所 


得 到 的 干涉 图 与 真实 情况 网 合 愈 好 ， 
否则 会 丢失 -部 分 真实 信息 而 使 图 形 
失真 。 按 照 信息 理论 ， 采样 频率 需 尊 
MEERE (Nyquist) 规则 ， 也 就 
旺 说 任何 简 谐 函数 波形 必须 至 少 以 其 
基 频 宽 的 一 伴 频 率 进行 采样 ， 这 样 所 
采集 的 数组 才能 真实 地 代表 原来 图 
É. RRR ARR ROER EK E 
号 的 半 波 长 作为 基准 ， 才 能 保证 采样 
的 波 数 精度 达 O.Olem', MAR 
个 He-Ne 激光 于 涉 图 的 过 零点 处 采 
样 . 相当 于 每 隔 0 316496hm 取 一 个 


数据 点 ; 通常 采用 在 每 2、4、8 个 过 | 


零点 处 采集 数据 。 对 于 高 频 省 的 红外 
谱 图 测试 ， 采样 间 隔 应 小 一 些 ; 对 于 
低频 波 的 情况 ， 因 光谱 范围 的 波长 
K., 采样 间 隔 可 大 一 些 。 

RMR acquisition frequency 
PROF a. TALE A Re tk 
数 。 见 时 域 信 号 的 采集 条 。 

彩色 饱和 度 color saturabitity 是 


表征 彩色 的 纯净 度 的 参数 。 在 可 见 光 | 


区 域内 , 单 - .波长 的 各 种 色光 ( 单 
色光 ) 是 最 饱和 的 彩色 ; 在 彩色 光 
中 摊 入 和 白光， 其 彩色 就 不 饱和 ; BA 
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EKES., BRI. WK 
彩色 忆 和 度 取决 于 其 辐射 光谱 组 成 覆 
盖 的 波长 范围 大 小 ,物体 的 彩色 饮 和 
度 取 决 于 其 表面 对 各 种 波长 入 射 光 的 
选择 性 反射 【或 透射 ) 能 力 的 大 小 。 

参 比 电极 reference electrode 用 
于 观察 、 浏 量 指示 电极 电位 的 电极 。 
其 特性 旦 该 电极 在 实验 条 件 下 始终 保 
持 固 定 的 电位 值 。 癸 如， 电位 法 测定 
7K pH 值 时 ， 由 pH 玻璃 电极 作 指 
TAR., 饱和 甘 乘 电 极为 参 比 电极 组 
成 电池 。 由 于 忽 和 甘 乘 电极 的 电极 电 
位 不 随 pH 值 而 变化 , 故 测 得 的 电池 
的 电动 势 仅 与 pH 玻璃 电极 的 电 要 电 
位 ， 即 仅 与 洲 液 pH BAK. MEM 
电极 的 要 求 是 电位 已 知 、 恒 定 、 重 


: 现 、 温 度 系数 小 、 电 流通 过 时 极 化 电 


位 及 机 械 扰 动 的 影响 小 等 。 最 常用 的 
SEARAH., -MiRe 
R. PERI ALR. Hg Hg S0, 和 氧化 
还 原 参 比 电 极 等 。 例 如 ， 电 位 法 测定 
FF pH (Rat. h pH 玻璃 电极 作 指 
TAR, 饱和 各 甘 隶 电极 为 参 比 电极 组 
成 电池 。 由 于 饱和 甘 汞 电极 的 电极 电 
位 不 随 pH 值 而 变化 ， 故 测 得 的 电池 
的 电动 势 仅 与 pH 玻璃 电极 的 电极 电 
位 ， 即 仅 与 溢 渡 pH 值 有 关 。 

$M reference spectral line 
在 X 射线 莹 区 光谱 分 析 中 ， 所 用 校 
准 曲 线 维 坐 标的 值 是 分 析 谱 线 净 强度 
与 参 比 谱 线 强度 的 比值 。 在 外 参 比 方 
法 中 参 比 谱 线 是 指 参 比试 样 中 ， 与 分 
PARMAR. ASIA 
TAS He Se AT Be A A RX BY 
RPM MRS RA. HX Hee 
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HHH, SLR MME RHA | 数据 佑 计 总 体 参 数 的 值 。 包 括 点 估计 


有 重要 的 作用， 可 以 大 幅度 提高 定量 
分 析 的 准确 度 , 

PtH reference solution WHF 
空白 深 液 。 分 析 调 定 中 ， 在 测量 样品 


溶液 的 分 析 信 和 号 《如 分 光 光 度 法 中 | 
| 形式 表征 ， 此 称 为 参数 的 区 间 佑 计 。 


的 吸光 度 A) 时 ， 用 作 比 较 的 溶液 
或 滚 剂 }。 通常 采 用 不 仿 被 测 物质 
但 其 他 组 成 与 样品 溶液 相同 的 溶 渡 
【此 时 称 试 剂 空 目 ) ESAR. 
Sie LEE 
考 柱 ， 在 双 气 路 气相 色谱 仪 中 作为 参 
考 或 比较 的 -…- 根 色谱 柱 。 在 两 支 平 行 
的 气 路 上 各 置 一 根 色谱 柱 、 内 装填 有 
相同 的 固定 相 ， 其 中 一 - 根 作为 分 析 
柱 ， 样 品 流 人 此 柱 中 进行 分 离 ， 另 一 
根 即 为 参 比 柱 。 参 比 硅 的 作用 是 对 由 
FRR. FE. AMR RRS 
FERRE ASE ee BEAT A ah Hh 
E., 以 便 获 得 稳定 的 基线 ， 尤 其 在 程 
序 升 温和 程序 变 流 色谱 中 ， 更 显 出 参 
HREH. 


reference column 


参考 范 园 ”reference interval FUE | 


健康 的 人 群 的 解剖 、 生理 、 生 全 等 各 
种 数据 的 被 动 范围 。 确 定 正常 参考 范 
转 。 常 使 用 的 95% HR BR 
2.5% ~97.5% 的 参考 值 范围 ， 在 正 
Sora Ree PF. RA x +2s 作为 参 
考 范 围 。 

参考 剂量 reference dose HAE 
使 用 和 监控 条 件 下 ， 环 境 中 某 一 定 水 
平 农 药 的 残留 可 能 被 人 体 所 摄取 或 接 
触 的 剂量 。 和 参见 每 日 允许 摄 入 和 量 条 ， 

# Kit parameter estimation 
在 随机 变量 分 布 函数 已 知 ， 根 据 样 本 


| 和 区 问 和 估计， 个 计 总 体 均 值 、 总 体 方 


差 ， 称 为 参数 的 点 估计 ; HATE 
好 等 于 待 估 和 参数 的 真 值 ， 而 只 是 其 近 
位 什 ， 共 近似 的 程度 通常 以 《合计 
(A + Ba PR) 所 构成 的 置信 区 间 的 


Bis Kel YT CAS HAS KHA 


| AOR, il BPE Re ile, 


参数 检验 parameter test HHH 
TB. 方差 进行 的 统计 检验 。 先 由 
测 得 的 样本 数据 计算 挫 验 统计 量 ， 若 
计算 的 统计 量 值 落 人 约定 显著 性 水 平 
a 时 的 拒绝 域内 ， 说 明 被 检 大 数 之 间 
在 所 约定 的 显著 性 水 平 a 下 在 统计 
LARSHEES, Ro, 若 计 算 的 统 
计量 值 落 人 绝 定 显著 性 水 平 a 时 的 
接受 区 域 和 内， 说明 被 检 检 数 之 问 在 统 
计 上 没有 显 着 性 差异 ， 是 同一 总 体 的 
参数 估计 值 。 

HH residual 在 回归 分 析 中 ， 
测定 值 与 按 回归 方程 预测 的 值 了 的 
ZARAR, 记 为 8, 85=yY- 
残 差 平方 的 如 和 ， 称 为 残 差 平方 和 ， 
叉 称 残余 平方 和 ， 记 为 如 = 荆 (yw - 
T). BREA SRA SH 
an-m—1 之 比 ， 称 为 残余 方差 ， 记 
AS 

g ZOI 

总 一 机 一 上 
式 中 , n 是 建立 回归 方程 的 试验 点 的 
数目 ; m SPR eK 
H; 3 RRP EREE., 

REM residual plot 以 残 差 5 为 
Bebe. Ls A hte eo ARE 


ee can 5I 


标的 散 点 图 ,， 在 分 析 测 试 中 ， 党 以 自 


变量 x 为 横 坐 标的 残 差 图 来 检查 回归 
曲线 的 异常 试验 点 。 残 益 遵从 正 态 


AMNU, o). 8 = 二 ， 称 为 标准 


化 歼 差 ， 遭 从 标准 正 态 分 布 N(0,1)。 
根据 标准 IE 态 分 布 胡 ,5 Be 
[ -2, 2] 区 间 之 外 的 概率 <0.05， 
是 -一 个 小 概率 事件 。 如 果 基 一 试验 点 
BEREE E Æ OTRAS -2, 2] 区 间 
之 外 ,就 有 95% 的 置信 度 将 其 判 为 
BHA, FES SHAH, 

RE residue ” 指 组 成 蛋白 质 的 所 
FER. FARR OE ee a H 
RRA A -pRLP KAT 
的 形式 。 

PRE SS HT EA sample of residue 
analysis AVG Ty ALE E tE 
定量 分 析 而 从 大 量 目 标 物 中 随机 或 代 
表 性 选取 一 定 容量 的 样本 。 样 本 具有 
充分 的 代表 性 和 足够 量 且 获得 准确 可 
SRS} Ot OE AE TT OR R EOT AIE 
础 。 按 样本 来 源 可 分 为 证 观 样 本 和 容 
现 样 本 。 主 观 样本 是 大 们 为 研究 农药 


验 区 域内 采集 的 样本 。 例 如 ， 为 农药 


在 某 种 作物 上 登记 需 取得 残留 评价 数 | 


R. 制定 农产品 中 最 高 残留 限量 标 
准 、 制 定 农药 合理 使 用 准则 以 及 研究 
农药 在 动 植物 体内 代谢 和 在 环境 中 降 
解 规律 等 设计 一 系列 试验 ， 所 采集 的 
各 种 样本 。 客 观 样本 是 监测 样本 ， 即 
样本 来 源 于 非 人 为 设置 的 试验 区 域 ， 


不 清楚 的 样本 。 例 如 ， 为 市 场 管理 、 


H, 分 、 人、 


环境 治理 、 污 染 事故 调查 等 提供 残留 
数据 而 胖 集 的 样本 ， 如 求 、 二、 动 植 
物 样 本 等 . 科学 的 采样 方法 是 获得 代 
TERRAE, FREE LE oP 
SEE KR AS I i at, 
以 随机 采样 为 原则 。 常 用 的 采样 方法 
A: 对 角 线 法 ， 五 点 法 .、“2z” 形 法 、 
“S” Fk, HAR. CRESS, 
残留 物 的 浓度 量 级 concentration 
level of residues 痕 晤 分 析 中 单位 词 
头 根据 国际 单位 制 (SI1)， 河 头 统一 
的 名 称 和 和 符号 见 附录 。 中 文 名 称 是 我 
国 二 代数 学 书 中 就 有 的 数 词 ， 因 数 为 
10 ~ 10° AZRE E. 
A. 干 、 粮 。 其 他 上 下 
8 个 词 关 仍 有 不 同意 见 ，1981 年 由 中 


， 轩 国际 单位 制 推荐 委员 会 颁布 的 


“AR” Rie er Ao (X) 
和 名称， 即 采 用 中 文 读 育 ， 如 ng 读 作 
ASL. ps 污 作 皮 克 等 。 

残破 量 residual sulfur content $ 
BEST HE PE FF REA ER. L 100g 纤 
维 中 残存 的 硫 及 以 $S 计 量 的 车 化 物 的 


| 质量 《mg) 表示 。 残 硫 量 大 会 使 纤 
残留 量 和 各 种 因素 关系 ， 从 设计 的 试 | 


PORE., FERE., BEHE 
低 强 力 。 


AB. carbon residue 在 规定 条 件 


: 下 ， 油 品 在 裂解 中 形成 的 残留 物 ， 以 


质量 百分数 表示 。 油 品 裂解 中 形成 的 
残留 物 并 不 完全 是 炭 ， 而 是 一 种 会 进 
EER, TE LRA AR 
BR”, ERK) FE BR BC FE a A 


| 生 焦 倾向 的 指标 ， 一 般 精 制 织 的 油 总 
测定 的 农药 种 类 是 未 知 的 或 施 药 背景 


BR. Mid PAR. RE. ME, 
RR. DPT BIS Sy H 
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增加 ， 裂 解 时 易 使 设备 生 焦 。 对 十 浴 
加 剂 合 量 高 的 溃 品 是 控制 基础 油 残 


Be. MAS A. 测定 残 ! 
庶 的 方法 有 改姓 斯 波 顿 { Ramabot- : 


ton) FR e Wj E ik. R i 
(Conradson) $8 32 W A 2B yE P E e 
法 ， 按 其 测定 方法 的 不 同 分 别称 之 为 
兰 氏 残 绕 、 康 起 残 类 和 电炉 法 残 煤 . 


对 于 残 炭 值 小 上 0 o 的 铀 品 ， 则 用 


FA IH 90% 的 馏分 后 的 残留 物 进行 残 
REME, WEA FR RA 10% 残 
BHRR. 

FEAR carbon residue increment 
石油 产品 在 规定 条 件 下 氧化 后 测 得 的 
Fee SBE Hi PT AS AR eS EE, 
以 质量 百分数 表示 。 其 数 慎 大 小 反映 
ah A ERE, 

残 作 标准 偏差 residual standard 
deviation ”残余 方差 的 平方 根 和 证， 表 
征 回归 方程 和 回归 曲线 的 精度 。 

残余 电流 residual current 在 电 
BIO (RAR ROT R 
BOR) H. 在 任意 电位 处 所 得 
的 电流 。 

RREME residual silanol 又 称 
残余 硅 羧 基 。 是 硅胶 基 硕 固 定 相 在 进 
行 表面 改 性 和 余 饰 处 理 时 ， 没 有 与 功 
能 基 分 子 反 应 的 硅 醇 基 《〈 奸 羟基 )。 
它 也 能 与 溶质 分 子 相互 作用 (次 级 
相互 作 骨 )，5| 起 溶质 的 保留 。 在 很 
多 情况 下 ,残留 硅 醇 基 的 作用 会 对 目 
标 分 离 产 生 不 利 影 响 。 


We AHA residual degree of 


freedom 在 回归 分 析 中 计算 回归 方 | 


程 残余 平方 和 的 独立 项 的 数目 。 其 值 


了 =m 一 下 -1 ,是 建立 回归 方程 的 试 
KARRA, m 是 回归 方程 中 自 变 量 
HRH. 

操作 误差 operational eror; proce- 
dure eror 由 于 操作 人 员 的 生理 缺 
陷 、 主 观 偏 匈 、 不 息 习 惯 或 不 坝 范 操 
作 而 产生 的 误差 。 是 与 操作 人 员 的 紊 
质 有 关 的 ， 因 此 又 称 为 个 人 误差 。 

MW XHAN side-window X- 
ray tube X 射线 发 射 窗口 位 于 X 射 
线 管 一 端的 侧面 ， 即 窗口 平行 于 管 四 
方向 ， 是 最 常用 的 一 种 X 射线 管 。 
其 特点 是 结构 比较 简单 ， 多 采用 负 高 
RAAT, BFE (WH) 接地 ， 
因而 使 用 方便 、 安 全 。 

WER determination limit 定量 
分 析 方 法 实际 可 能 测定 的 某 组 分 的 下 
根 、 与 检 出 僵 不 同 ， 油 定 根 不 仅 受 到 
测定 曲 声 限制 ， 而 且 还 受到 空白 背 桔 
绝对 水 平 的 限制 ， 只 有 当 分 析 信 号 比 
RS A RAB ee eat a BE 
MOS Se hk, BAAS 
背景 越 高 ， 实 际 能 测定 的 浓度 就 越 
高 ， 说 明 高 的 紧 声 和 空白 背景 值 会 使 
测定 限 变 坏 。 

BUMS. goniometer head 70 28 
Fn Se FE A (Re A LLY 
仪器 构件 。 通 过 测 角 头 可 以 调节 晶体 
的 空间 指向 或 是 在 三 个 互相 稚 直 的 方 
向 上 调节 晶体 的 位 置 ， 使 晶体 的 某 一 
倒 易 晶 轴 与 照相 机 的 旅 转 轴 重 合 或 是 
使 晶体 的 中 心 与 测 角 仪 各 旋转 轴 的 交 
点 重合 。 

MARIN goniometer FA hse da 
PPE BGT RR ES B a a BOA 
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六 一 般 含有 两 个 同 轴 、 但 可 以 分 别 独 
立 转 动 的 旋转 轴 。 多 唱 样 品 安 放 在 一 
个 轴 上 ， 通 过 轴 的 旋转 ， 使 不 同 的 存 


面 得 以 满足 衍射 条 件 ; 检测 器 装 在 另 
-个 旋转 轴 上， 记录 各 条 入 射线 的 强 | 


度 及 入 射 的 角度 。 单 晶 术 射 仪 上 -一般 
配备 四 圆 测 前 仪 ， 四 贺 测 角 仪 含有 四 
个 在 空间 中 安 于 一 点 . 且 可 以 独立 转 
动 的 旋转 轴 ， 分 别称 为 2 BAL oo M, 


x ABET Bh, SEH oo A ae RL Gh | 


A dae a GE OE RE, EE 
BT STS LSS ee BOTT Te], REE 
则 装 在 20 %1. AFRE eR 
方向 和 强度 。 

MM 。 measurement 以 确定 被 测 


化 学 中 ， 将 其 称 为 测定 ( determina- 
tion) 。 它 包括 对 观测 值 进 行 的 数学 


处 理 和 对 测量 不 确定 度 的 估计 。 测试 | 


各 检定 亦 局 于 测量 的 范畴 .。 当 测量 是 
AT RRA. HHA REM Bit 
标准 器 具 、 计 重 基准 器 具 时 ， 这 种 测 
量 就 是 计量 ,， 测 试 ( measurement and 
test) 是 带 有 这 验 性 质 的 测量 ， 当 测 
试 已 经 具有 确定 的 方法 和 程序 ， 这 种 
测试 就 已 转变 为 测 甚 ， 当 变 求 测试 方 
法 和 基 值 进行 统 ~-， 并 相应 建立 了 标 
惟 ， 此 种 测试 就 转变 为 计量 。 油 试 是 
测量 的 先导 、 扩 展 和 外 延 ， 是 测量 的 
一 种 特 三 形式 ; 测量 是 计 基 的 前 提 ; 
计 基 是 开展 测试 和 测量 工作 的 某 础 ， 
为 测试 和 测 革 提供 保 盾 ,使 单位 统 
一 ， 量 值 准确 -一 致 。 

测量 方法 


method of measurement 


ETARA., PEH Sk Da il 
BP ae SEI. SEER. 
数据 处 理 和 表达 方式 。 

Mii measurement and test 具有 
MISTER AM, we te MB. 
它 是 测量 的 先导 、 扩 雇 和 外 延 ， 是 测 
基 的 -种 特殊 形式 ， 为 计量 开 括 新 的 
领域 提供 新 的 技术 手段 和 方法 。 

EE layer dislocation 正常 晶体 
FE DP ia HE RUPE Jeb a ee RHE 
PIRI, E PRR A — Fh, 

BRA laminar fame PEKI 
原子 吸收 光谱 法 中 ， 使 用 预 混合 型 火 
BETER RARE A Se 
26, BARESI A RENEA ME 


， 管 排出 。 粒 径 小 的 气 溶 腔 在 老化 室内 
WR RACY AS ARE AEST | 


与 燃气 、 助 才气 均匀 混合 ,然后 由 燃 
烧 器 的 颖 型 喷 口 重 直 向 上 平稳 喷 出 ， 
旦 层 菠 状态 ， 燃 烧 形 成 的 火焰 称 为 主 
BAM. HARON A ES BI 
Ai. ASR, MEAT, 

层 流 燃烧 器 laminar flow bumer 
SOR ASE ee ae. Ea FE) 
Pea, Sb, A RRS eee 
wo ES MBSE. MERHAR 
REA DRT. HBL RA 
PRA (ABE) 分 散 形 


， 成 细小 气 溶胶 ， 随 气流 进 人 者 化 室 与 


MAME. FAB iS re 


| 溃 作 用 ， 比 较 平稳 地 町 送 到 颖 型 燃烧 


T, 稳定 地 燃烧 产生 火焰 ， 桂 点 是 火 
焰 基 本 上 不 受气 流 扰 动 的 影响 ， 噪 声 
J, ERREK, 

MADHE insert Dewar botile 
为 了 延长 弛 像 时 间 ， 有 利于 检测 出 顺 
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Rik&S RACH ESR, RRR ! 


度 ， 检 测 各 各 弹性 等 日 的 ， 经 常 需要 
测 基 低温 特别 是 液 氨 温度 的 ESR 谱 。 
进行 液 氮 温 度 ESR 谱 测 量 时 ， 常 使 
FEAE S p a OA EB [i 
{a)]。-… 般 串 保 持 液 氮 温 度 20 ~ 
30min。 为 了 延长 保持 时 间 ， 可 在 杜 


TULA APP - (CREME FS | 
ADHEMAR, MAES | 


IRS ARR WIC) ] 。 


整 分 拉 曙 光谱 Raman Difference 
Spectroscopy; RDS 在 差 东 液 池 中 装 
AFR POM, die 
光谱 仪 的 差 比 发 生 器 。 分别 记录 实时 
ARRES ($)， 并 由 计算 机 直接 
处 理 得 到 两 个 样品 的 微小 差别 : 其 差 
AS, -S,, HHS /S,, Bris Ray 


HEALS IM. 

oy eB differential pulse 
polarography; DPP Ska AKER 
if. 在 每 -未 滴 增长 到 -定时 刻 ， 在 
ARAYA ABBE | BIM-->p 2 ~ 
100mY 的 人 恒定 瑟 冲 电压 ， 脉 冲 持续 


| 时 间 为 4 和 0 ~ 80ms， 在 脉冲 加 入 前 测 


入 电流 i ， 在 脉冲 加 入 后 期 测量 电流 
tay 记录 电流 的 差 值 i -4 作为 电流 
信号 的 一 种 极 谱 分 析 方 法 。 此 法 得 到 
HETARA., HEEF 
的 电容 电流 和 毛细 管 曲 声 电流 充分 豪 


| 减 .使 而 定 的 灵敏 度 和 分 辩 访 得 到 提 


高 。 广 证 用 于 痕 量 物质 的 分 析 ， 如 无 
机 物 的 分 析 ， 大约 有 30 种 金属 离子 ， 
用 该 法 可 使 检 出 限 达 10" mot» Lt, 
SAME. RUBIA 10? mol ， 
LUAT., MAKER Ms SF 
离子 。 也 能 测定 许 包 无 机 非 金属 离 
子 , 还 广泛 用 于 有 机 物 、 药 物 的 
分 析 。 

i difference spectrum 将 两 谱 
图 相 减 、 用 计算 宙 处 理 数 字 化 光谱 前 
一 种 数据 处 理 技 术 。 在 红外 等 光谱 技 
术 中 俗称 为 差 示 光 庶 。 它 有 两 种 处 理 
方法 。 一 秽 是 透射 率 胃 除法 .FTIR 
光谱 仪 在 效 取 透射 谱 时 ， 首 先 分 别 求 
RUE ne AA A PERE, REL 
样品 的 单 光 束 光 谱 史 以 背景 ， 即 可 得 
样品 单 光束 光谱 的 透射 湾 ， 这 个 相 队 
过 程 就 是 求 取 以 背景 为 基准 的 差 洋 的 
过 程 ， 它 可 以 消除 测定 时 的 者 种 干 
Th, TERRA aE, Ee 
氧化 碳 、 水 分 等 的 干扰 交 谱 。 另 -- 种 
是 星光 度 相 藏 法 ， 它 是 基于 吸光 座 的 
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加 和 性， 在 混合 物 光 谱 中 去 除 某 蕊 知 


o>, MUTE. BA RS ， 


PIMP SEAGER 4h, AR Te A OT HE 
断 混 合 物 组 成 。 对 多 组 分 体系 可 连 级 
运行 益 谱 以 便 逐 个 碱 去 有 关 组 分 ， 还 
BEWARE. ACARA AAAH 


共存 的 体系 .利用 它 可 得 组 分 的 定量 


数据 与 未 知 物 的 谱 图 ， 在 一 定 程度 上 
取代 了 复杂 的 化 学 分 离 工作 ， 因 而 在 
混合 物 分析 和 研究 中 有 重要 意义 。 在 
核 厂 共振 实验 中 , 差 浇 是 指 将 试 样 在 


不 同 实验 条 件 或 不 同 脉 冲 序列 的 作用 


下 ， 所 获得 的 谱 图 进行 相 减 的 技术 。 
谱 的 相 减 既 可 在 时 域 中 ， 也 可 在 频 域 
中 进行 。 它 用 来 噜 除 混合 物 谱 图 中 不 


ABHIAS, HORA, pHi, | 
WRN: Ft PE, HATE 
础 上 发 展 成 可 对 有 关 谱 图 进行 所 谓 的 


“编辑 ” ， 即 线性 代数 的 处 理 法 ， 从 
而 进 -- 步 了 解 总 谱 谱 图 与 亚 谱 之 间 的 
关系 ， 便 十 解 谱 等 。 

BASH differential thermal anal- 
ysis; DTA 在 程序 控制 温度 下 ,测量 物 
质 和 参 比 物 的 温度 差 与 温度 关系 的 一 


种 分 析 技术 。 所 采用 的 参 比 物 应 是 情 | 
性 材料 , 即 在 测定 的 条 件 下 不 产生 任 


何 热 效应 的 材料 。 所 测 得 的 温度 差 由 
物质 在 加 热 或 冷却 过 程 中 发 生 结 构 、 


相 态 和 化 学 性 质 的 变化 而 产生 的 。 € | 


可 用 于 高 温 材 料 的 研究 ,广泛 应 用 于 
PAE ,水泥 和 治 金 等 领域 。 

STA Sy A St BP A com- 
bined differential thermal analysis and 
dielectric analysis ”在 程序 控制 温度 
下 ， 对 试 样 采 用 差 热 分 析 和 介 电 分 析 


相 结 合 的 分 析 技 术 。 由 于 材料 相 转变 
时 其 介 电 常数 会 发 生 突变 ， 因 此 莽 热 
分 析 和 介 电 分 析 结 合 起 来 可 以 对 材料 
的 热 -物理 性 质 有 比较 全 面 的 了 解 。 
目前 ， 该 法 应 用 于 信物 和 聚合 材料 的 
相 转 变 研究 ， 特 别 对 于 那些 非 匀 棚 材 
料 《 和 如 油 上 页 省) 可 给 出 有 价值 
的 数据 。 

差 热 分 析 与 显微镜 联 用 
neous differential thermal analysis and 
microscopy ”在 程序 榨 制 温度 下 ， 对 
一 个 试 样 同时 采用 差 热 分 析 与 显微镜 
检测 的 一 种 技术 。 这 种 联 用 技术 可 直 
搂 观 察 试 样 在 加 热 或 冷却 过 程 中 的 相 
aS. WAR eh. 

ERIKA differential spec- 
trophotemetry 分 光 光 度 法 中 ,样品 
中 被 测 组 分 浓度 过 大 或 浓度 过 小 
(吸光度 过 高 或 过 低 ) BY, WERA 


simulta- 


| 均 较 大 。 为 克服 这 种 后 点 而 改 用 浓度 


比 样品 稍 低 或 稍 高 的 标准 溶液 代替 试 


， 剂 空白 来 调节 仪器 的 100% 透 光 率 


COPA) 或 0% HGR {对 稀 溶 
HR) 以 提高 分 光 光 度 法 精密 度 、 淮 
确 度 和 灵敏 度 的 方法 ， 称 为 差 示 分 光 
光度 法 。 差 示 分 光 光 度 法 又 可 分 高 吸 
ERETTE, ERRERA, ME 
差 示 分 光 光 度 法 和 全 差 示 分 光 光 
EH. 

差 热 曲线 diferential thermal anal- 
ysis eume 由 差 热 分 析 仪 记录 的 曲线 
简称 为 DTA A, WAR A A 
SOME (AT), MERAB 
AR (T) 或 时 间 (2), SERRE 
何 物理 或 化 学 变化 时 ， 所 群 放 或 吸收 
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的 热量 使 试 样 温度 高 于 或 低 于 参 比 物 | AERA A EN 


温度 ， 从 而 相应 地 在 差 热 曲线 十 可 得 
到 放 热 或 吸 热 峰 . 差 热 分 析 也 可 测定 
试 样 的 热 容 变化 ， 它 在 差 热 曲线 上 反 
里 出 基线 的 偏离 . 

PLE ACE differential ther- 
modilatometry TE $E FF H WE F, 
8 BEAR LAE 5 AYE SE ESE 
Me. ASM OAS. EE 


自由 端 位 置 之 差 。 该 法 主要 用 于 测定 | 


金属 或 玻璃 等 坚硬 试 样 的 线 脱 版 。 
差 示 扫描 量 热 法 ”differentiai scan- 
ning calorimetry; DSC 在 程序 控制 
BSP. 调 量 输 大 到 试 样 和 参 比 物 的 
功率 差 与 温度 关系 的 一 种 技术 。 根 据 
测量 方法 的 不 辐 ， 忆 分 为 两 种 黄昏 : 
功率 补偿 型 DSC 和 热流 型 DC。 目 
前 ， 该 法 所 使 用 的 差 示 扫 撒 量 热 仪 具 
有 温 次 范围 宽 ( - 175 ~725C RE 
WE). pIE N A ARIRE A 
点 。 由 于 差 示 扫描 量 热 仪 能 定量 地 测 
定 热力 学 参数 (ae, AA 
等 ) 和 动力 学 参数 ,所 以 在 应 用 科学 
和 理论 研究 中 获得 了 广泛 的 应 用 - 
整 示 扫描 量 热 法 测定 纯度 purity 


determined by differential scanning calo- : 


rimetry 该 法 根据 熔点 或 凝固 点 下 降 
确定 杂质 的 总 含量 ， 基 本 原理 是 以 
Van't Hoff 片 程式 为 依据 。 


stn. 7, 是 平衡 时 含 杂质 样品 的 熔 | 


点 ;了 是 平衡 时 纯 样品 的 熔点 ! 吕 是 
SOR AN) 赴 纯 样品 的 熔融 热 熔 ; 
~ 是 样品 中 所 含 如 质 的 摩尔 数 。 A 


| scanning calorimeter curve 


软件 ,可 方便 地 测定 物质 的 纯度 ,此 法 
已 由 于 有 机 物 和 药物 的 纯度 分 析 。 
差 示 扫描 量 热 法 与 反射 光 强 度 测 定 
法 联 用 simultaneous differential scan- 
ning calorimetry and reflective light in- 
tensity 在 程序 控制 温度 下 ， 对 一 个 
试 样 同 时 采用 差 示 扫描 量 热 法 与 反射 
光 强 度 测 定 法 进行 分 析 的 一 种 技术 。 
该 法 可 测量 热 灼 变 化 和 光学 性 质 的 变 
化 ,其 特点 是 能 检测 坛 样 表 面 变 化 时 
的 熔 变 。 

差 示 扫描 量 热 曲 线 differential 


Hem 


| 拱 量 热 仪 记录 的 曲线 。 纵 坐标 为 热 


流 ， 横 坐标 为 温 放 或 时 间 。 该 曲线 是 
热流 量 随 时 间 变 化 的 有 曲线 ， 它 与 基线 
所 构成 的 妖 面 积 与 热 粮 成 正比 ， 所 议 
fee BAR AS eS 
和 比 热 等 。 

SRR differential cell ALB 
HSP — Bi ae SE Hh, 
如 图 所 示 。 样 品 池 装 在 旋转 全 上 ， 激 


Ji 
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交 东 依次 交 蔡 有 照 在 分 隔 为 两 半 的 样品 
WE, Raman 信号 也 由 此 交 蔡 输出 。 


差 值 电 子 密 度 合 成 (SERS 


合成 1 difference Fourier synthesis 
TEETE AR E E RARA 
中 ， 以 实测 的 结构 振幅 与 根据 晶体 结 
构 模 型 计算 而 得 的 结构 拘 幅 之 差 乘 以 
由 模型 算得 的 相 胡 代替 结构 因 于 作为 
Ba AM, Bie Bot Ree 
程 。 计 算 而 得 的 情 里 叶 绩 数 称 为 差 值 
电子 密度 昌 数 。 差 值 电 子 密度 函数 常 
用 于 完成 部 分 原子 位 置 已 知 的 结构 ， 
或 用 于 改正 部 分 原子 的 错误 位 置 。 一 
般 把 原子 坐标 位 置 比较 确定 的 原子 训 
在 结构 模型 中 ， 而 将 有 争议 或 不 确定 
的 原子 排除 在 用 于 计算 结构 因子 和 相 
和 的 模型 之 外， 再 根据 差 值 电子 密度 
立 上 出 现 的 正 峰 和 负 峰 ， 提 出 新 的 结 
POH 
MMAR ARA (YAG) 激光 
器 Nd’: YAG Laser 一 种 近 红 外 
EHE, EM tes ee Hi 
PARE Nd: YAG, MERKES 
1064nm。 此 种 激光 光源 可 以 降低 样 
品 的 巷 光 干 撼 ， 用 徘 近 红 外 情 里 叶 变 
换 拉 蜡 光 谱 信 的 证 光 光 法 。 
WALK doped crystal 当 要 确 
定 顺 磁 物 质 精 确 的 ESR 参数 及 相应 
HERS, URES RERA 
ESR。 但 对 于 相当 一 部 分 顺 磁 物质 来 
说， 在 其 纯 物质 的 单 昌 中， 由 于 顺 矿 
分 子 之 间距 离 较 近 ， 存 在 强 的 自 旋 - 
自 旋 偶 极 相 互 作用 ， 使 单 晶 ESR 谱 
RER, Mie A ESR 谱 无 法 解 


Fl, RA SED EA RA, 


! RADA E AS Me I SRE BH 


混合 ， 然 后 制备 播 杂 单 晶 。 在 选择 搞 
磁性 物质 时 ， 需 选用 与 顺 磁 分 子 结构 


| 相似 的 分 子 ， 或 与 顺 磁 性 金属 离子 半 


径 相 近 的 抗 磁 性 金属 离子 。 摊 杂 浓 度 
— RE 0.5% -0. 1% RES BYE, 
产品 标准 product standard ”规定 
一 个 产品 或 一 类 产品 应 符合 的 要 求 以 
保证 其 适用 性 的 标准 。 它 规定 了 产品 
必须 达到 的 某 些 或 全 部 要 求 ， 其 范围 
包括 : 品种 、 规 格 、 技 术 人 性 能 、 实 验 
方法 、 BEAM, ae. ew 
运输 等 。 

产物 产量 检测 电子 自 施 共振 
product-yield-detected ESR; PYDESR 
自 旋 多 重 访 分 子 《自由 基 ) 之 间 发 
生 反 应 时 ， 要 求 肥 应 物 与 生成 物 的 自 


， 旋 多 重度 保持 不 变 。 电 子 自 旋 共 振 观 
” 测 的 是 自 旋 多 重 态 分 子 (自由 基 ) 


吸收 微波 导致 电子 自 旋 反 转 的 现象 。 
因此 ， 若 考虑 一 个 发 生 共 振 的 与 另 -- 
个 不 发 生 共振 的 自 旋 多重 态 分 子 
《自由 基 ) 所 形成 的 分 子 对 ， 则 整个 
体系 的 自 旋 多 重度 伴随 着 自 旋 反 转 而 
发 生变 化 。 如 反应 中 间 体 的 自 旋 多 重 
度 发 生 了 变化 ， 则 产物 的 产量 也 将 发 
SRC, HR, MRAM RARER 
的 反应 生成 单 重 春 和 三 重 态 分 子 。 前 
者 是 生成 了 化 学 键 的 稳定 产物 ， 而 由 
后 者 形成 激发 三 重 态 等 。 所 以 ， 内 要 
利用 自 旋 捕 所、 色谱 等 方法 检测 不 同 
磁场 下 产物 的 产量 ， 虽 不 用 检测 微波 


; BRS BRT a h eae | de eS 


hh. ATHROR-ARBRME | 是 否 已 发 生 。 这 就 是 产物 产量 检测 电 
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FARM RAIRIE, PYDESR if 次 ,得 对 真空 度 有 较 高 的 要 求 。 它 是 


AR Bin AA, AR AP AE 
前 变化 。PYDFSR of Hi A ep fal 
体 的 鉴定 、 反 应 机 理 及 磁场 效应 等 
的 研究 。 

常规 {或 积分 】 腑 冲 极 谱 normal 
24 ORE Fe E 


pulse polaregraphy; NPP 


TRB IRSERL , ÆW iA 


间 而 增加 的 阶梯 形 脉 冲 电压 ， 然 后 在 


脉冲 电压 后 期 测量 法 拉 第 电 菠 的 一 种 
极 谱 分 析 方 法 。 当 用 皇 电 极 过 程 的 可 


逆 性 和 吸附 性 的 研究 。 | 
常量 分 析 macro analysis 根据 分 | 
析 和 村 所 用 试 样 量 的 多 少 对 分 析 方 法 进 


行 分 类 。 通 常 将 试 样 用 量 为 0.1 ~ig 
或 体积 大 于 10ml 的 分 析 称 为 常 
BAT. 

SRB autosome 除 性 染色 体 
SPR BTA BR Red ee fi. EE 
AARP, A ROA N 
SEN, 

MEERA RE common-pressure 
liquid chromatography ” 指 在 大 气压 力 
下 靠 重 力 使 淋 洗 港 液 自然 渗透 通过 色 
BEA “2” RMB, Re 
BABA We ie PHAM 
离 时 还 仍然 使 用 。 通常 使 用 天 粒 径 
(20 50m) 填料 和 长 约 100 ~ 150em、 
内 径 约 5 ~ Oem 的 大 尺寸 玻璃 柱 。 

场 发 射电 子 显微镜 field emission 
electron microscopy ”利用 场 电子 发 射 
的 原理 设计 的 电子 显微镜 ， 其 电子 束 
源 是 采用 声 发 射电 子 源 ， 因 此 场 发 射 


电子 显微镜 具有 高 空间 分 辩 率 和 亮 | 


日 前 高 分 疼 率 电子 显微镜 的 发 展 下 


| 势 ,包括 场 发 射 扫描 电镜 和 场 发 射 透 


MARE KS - 定 而 积 时 ， 在 慎 定 | 


射电 镜 。 

ARASH field emission elec- 
iron source ”在 表面 分 析 中 常 采 用 的 
很 细微 但 束 流 很 强 的 电子 束 源 ，。 常 采 
用 的 场 发 射电 于 源 为 和 尖 ( 热 发射 
APR) 以 及 冷 发 射电 子 源 ( 肖 特 
基 电 子 源 )， 并 加 以 角 限 市， 使 其 亮 
度 增加 。 场 发 射电 子 源 是 目前 高 分 辩 
电子 显微镜 和 扫描 俄 坎 电子 能 谱 最 常 


| 用 的 电子 源 。 场 发 射电 子 源 的 特点 是 


束 更 可 以 素 焦 到 很 细微 ， 但 仍 能 维持 
很 高 的 亮度 ， 适 合 需要 高 分 辩 率 的 场 
合 。 但 场 发 射电 子 源 需 要 较 高 的 真空 
度 和 较 长 的 稳定 时 间 .。 

BAS DRM field emission mi- 
croseope 一 种 表面 分 析 仪 器 。 利 用 
强 电 场 作用 于 样品 表面 ,使 电子 或 
离子 从 表面 发 射出 来 ， 或 使 成 像 气 
悼 在 样品 表面 附近 电离 ， 所 形成 的 
离子 从 表面 附近 发 射出 来 ， 从 而 分 
析 样 剖 表 而 的 移出 功 分 布 、 原 子 排 
列 分 布 、 离 子 解 吸 能 、 发 射 原子 或 
DAF il BY far im oh SE. LG 
TERK., BAT SRA, HAR 
显微镜 、 原 子 探 针 场 离子 显微镜 ， 
成 像 原子 探 针 等 。 

场 放 大 进 样 ”electrical field magni- 
fied injection 基于 离子 的 电泳 速度 
与 电场 强度 之 阁 的 线性 关系 。 当 样品 
Per He A FB FS FE HARE 
解 质 的 电阻 率 时 ， 样 品 进 和 毛细管 
后 ,在 电场 作用 下 样品 塞 中 的 离子 将 
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会 以 更 快 的 速度 迁移 到 区 带 前 沿 , 直 


至 进入 到 高 浓度 缓冲 溶液 区 域 而 突然 
ABN NK, PRL BLASER PE 


: py; FIM 


场 离子 显微镜 feld ion microsco- 
一 种 利用 场 电 离 麻 理 制 备 


| 的 可 以 观察 尖端 表面 的 单个 原子 的 显 


H. 利用 堆积 效应 可 实 有 现场 放 


AMER. 

场 解吸 ”field desorption; FD if 
用 于 热 不 稳定 化 合 物 或 不 易 气 化 的 化 
aH. SF GRR EER A A E ih 
ania a k, emia eR in 
热 ， 使 吸附 在 发 射 体 上 的 样品 解吸 出 
来 ， 同 时 发 射 体 加 月 -高 电压， 在 发 
射 体 表面 或 厚 须 尖端 形成 高 电场 ， 样 
vn oF CER PEP ee AE a 
划分 子 离子 。FD 是 … 种 温 布 的 电 
离 方 式 ， 即 使 热 稳定 性 差 的 样品 仍 能 
SUBS PRT, STERE 
与 样品 的 性 质 以 及 涂 囊 状态 有 密切 
HR. 


EMRE A HEA 


PU. 其 原理 是 : 在 金属 尖端 周围 充 
以 或 拘 气 体 ， 利 用 尖端 表面 的 强 场 使 
气体 原 于 电离 ， 使 形成 的 正 离子 沼 径 
向 加 速 打 在 荧光 屏 上 ， 荧 光 屏 上 则 显 


不 尖端 面 的 品 微 图 像 。 其 特点 是 极其 
| RE, PRR MRK, SA 


场 流 分 级 field low fraction; FFF 
物质 在 个 外 场 和 载 流 的 流 型 共同 作 
用 下 完 或 分 离 ， 是 20 世纪 的 年 代 
Giddings 等 人 所 发 明 的 一 组 分 离 技术 
的 总 称 。 场 该 分 级 不 需要 填料 ， 不 存 
在 国定 相 ， 其 分 离 机 理 有 别 于 一 般 
的 色谱 分 离 技术 。 可 用 于 带电 粒子 
或 中 性 粒子 分 离 ， 饶 可 用 于 分 子 量 


MER 


KEA 
WARES RP RHA 


B B 
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大小 不 阿 的 聚合 物 ， 也 可 用 于 生 
物 、 化 学 高 分 让 分 离 与 测定 ,还 可 
得 到 分 子 喇 及 其 分 布 的 特征 。 如 上 
AAR RR A, BEE b 
两 块 相 距 o TRA. TE 


直 计 柱 覃 方向 的 外 场 作用 于 被 分 离 : 


物质 上 。 被 分 离 的 物质 在 溶剂 携带 
FHR., TAR ET RSA 
同 距离 处 溶剂 流速 分 布 如 图 所 示 ， 
为 抛物 线 型 。 麻 不同 物质 在 外 场 作 
用 下 ， 在 不 同 径 向 位 置 的 分 布 不 
同 。 较 大 分 子 受 到 外 场 作 用 强 ， 被 
EE FREE: 较 小 分 子 受 到 外 
HERS., dt FR pE, op 
于 两 板 之 间 的 中 心 线 处 的 分 子 获 得 
最 大 的 流速 ， 向 前 移动 最 快 ， 而 分 
布 于 板 壁 附近 的 分 子 向 前 移动 的 速 
度 最 慢 。 因 此 ， 小 分 子 的 哥 留 时 间 
短 ， 先 流出 ， 大 分 子 的 保留 时 间 
Kk, 后 流出 。 

SES} AM field-flow fractionation 
SORA I. BRAD 
质 在 流 经 一 个 空 的 柱 槽 时 ， 因 质量 、 
体积 、 扩 散 系 数 、 电 荷 等 物理 性 质 的 
差 漠 而 分 离 的 仪器 。 已 经 商品 北 的 仪 
器 种 类 有 热 场 流 分 离 仪 、 离心 场 流 分 
离 仪 和 流体 场 流 分离 仪 。 因 为 场 流 分 
离 仪 不 需要 填料 、 不 存在 固定 相 ， 所 
以 也 称 作 单 相 色 谱 仪 ， 但 其 分 离 机 理 
有 别 于 一 般 的 色谱 分 离 技术 。 它 适合 
于 分 离 和 测定 大 分 握 化合物、 胶体 和 
颗粒 样品 。 

场 频 连锁 
field to the rad iofrequency 
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locking the magnetic 


利用 某 共 | 


| 度 8 与 该 共振 核 的 射频 频率 六 按 共 


据 关 系 式 laf, = oo = 7B, 相关 联 或 联 
RK, PORE. ME 
场 B, 设 变化 ,该 核 满 足 共振 条 人 忻 ， 
对 于 色散 信号 电 庄 下 为 0， HB B 
Be, H B,- AB Ñ B, + AB, Hi 
偏离 共 据 点 ， 将 能 检测 出 正 电压 + 
aF 或 负电 庄 ~ AV. 将 此 电压 信和 号 放 
友 并 反馈 到 磁 通 稳定 器 的 补偿 线圈 ， 
使 可 产生 一 个 与 磁场 变化 反 向 的 磁场 
抵消 AB, TKS MHRA. IR 
HAR Se FT Bp Ah Te Ee BE HE BE E 
是 ,进一步 克服 场 强 较 小 、 较 慢 的 变 
化 和 漂 称 ， 使 磁场 稳定 度 达 到 10 ”~ 
10 "数量 级 。 

SHI depth of field 物镜 在 物 平 
面 任 一 边 聚 焦 时 ,不 使 像 变 模糊 
( 即 不 能 模糊 到 和 所 获得 的 分 辩 率 5 
HE) A] ER ORE, CED 
平面 两 边 的 两 个 界面 之 间 的 距离 。 与 
物镜 半 孔 径 负 和 分 辩 率 5 有 关 。 在 光 
学 显微镜 中 可 惯 称 为 景深 

eR AE EE field effect 
transistor based biosensor M Sani fh 
EENE Se BS SE te 
感 器 。 

WHEE field broadening 包括 


«ERLE BC Dir Fa Hy ae | oD i) 


电子 能 级 的 分 型 所 产生 的 谱 线 变 
宽 ， 分 别称 为 斯 塔 克 变 宽 和 塞 曼 
变 宽 。 

RAM field ionization; FI 将 
金属 给 或 金 略 针 扣 上 高 电压 ， 撒 成 
10’ ~ 10°V - com ' 的 高 场 强 ， 气态 的 
样品 分 子 在 强 电场 作用 下 失去 电子 竺 


成 Mi 分 了 离 了 。 这 种 方法 适用 于 
可 以 气 化 的 有 机 化 合 物 的 离子 化 。 
它 提供 给 分 子 的 能 量 约 12 ~ 13eV, 
因此 没有 过 剩 的 能 械 使 分 子 离 了 进 
Jf WR, AO oY eK” 
电离 方式 . 

超 游 切片 法 super thin cu 利用 
机 械 的 方法 把 样品 切 成 非常 薄 的 薄片 


的 方法 。 可 以 通过 各 种 方法 控制 切片 


PAPA RE, PAP RET EE ie FEE PE imn 
Bm ae tO OAS BET 
金属 样品 的 切片 。 该 方法 容易 在 样品 
制备 过 程 引 人 形变 ， 优 点 是 样品 制备 
迅速 和 简单 。 
BRASH superhyperfine 


Structure 


金属 原子 ORES) b, oR 
子 具有 核 自 旋 ， 则 在 ESR 谱 中 会 表 
RERA. ARBETS 
通过 共 价 键 等 离 域 到 辕 围 的 配 体 原子 
上 ， 使 其 只 有 一 定 的 自 旋 密度 ， 若 配 


体 原子 具有 核 自 识 ， 则 将 也 会 产生 超 i 


精细 结 宰 。 因 为 巾 配 体 原子 引起 和 的 超 
精细 分 裂 大 多 都 较 小 ,一 般 是 在 中 心 
金属 原子 引起 的 超 精 细 结 构 基 础 上 的 
进一步 裂 分 ， 所 以 称 之 为 超 超 精 细 结 


构 ， 以 示 与 源 自 中 心 金属 原子 的 超 精 | 


网 结构 相 区 分 。 

超 导 量 子 干涉 器 件 
ing quantum 
SQUID 
ETRA I AA 
障 道 效应 而 制 成 的 仪器 ， 它 屁 一 -种 灵 


superconduct- 


interference 


在 具有 未 个 电子 的 金属 配 | 
合 物 中 ， 林 倘 电 子 基本 上 定 域 在 中 心 


iuga FRET. E | 


敏 度 很 高 的 磁 通 探测 器 ， 分 辨 率 可 达 : 


超 chao ñl 


10°" Wb, SQUDNEE NEM 
极 弱 的 磁场 和 磁 矩 等 各 种 磁性 质 的 重 
要 工具 。 从 结构 和 工作 原理 上 看 ， 
SQUID 分 为 包 傅 两 个 超 导 结 的 直流 
hE aN aH Se Tree 
fF (de-SQUID) 和 只 含 一 个 超 导 结 
的 由 射频 坑 置 电流 驱动 的 交流 超 导 量 
FTF (rf-SQUID) - 

超 电 势 overpotential 又 称 过 电 
势 。 在 某 一 电流 密度 下 ， 电极 电势 偏 


| 敲 平衡 电势 的 值 ， 以 ， 表示 。 对 于 


阴极 反应 ， 称 为 阴极 趋 电 势 ， 对 于 阳 
极 反 应 ， 称 为 阳极 超 电势 .根据 超 电 
势 产 生 的 原因 ， 超 电势 可 分 为 电阻 超 
电势 、 浓 差 超 电势 、 电 化 学 超 电势 ， 
欧姆 超 电 势 及 电 结 品 赵 电势 等 。 

超 分 子 ”supermolecuie tiki 
BEH. WEE., SEERA, hA 
HBSS THERA. BATAN 
以 上 分 子 构 建 形 成 的 超越 单个 分 子 结 


| 梅 与 功能 的 物质 构成 单位 - 一般 所 研 


完 的 超 分 子 包括 以 下 几 L 种 情况 : (1) 
少 分 子 体 系 超 分 子 【oligaomolecular 
supramolecule ) ， 指 由 受 体 -基质 、 主 
慎 - 窜 体 等 两 个 或 数 个 分 子 构成 的 超 
AF, WRBA., BARR 
合 物 、 氨 键 结合 形成 的 络 合 物 以 及 主 
客体 络 合 物 等 ， 包 由 木 同 分 子 构成 。 
(2) 多 分 子 体系 超 分 子 { pelymolecu- 
lar supramolecule) ， 指 由 数 个 以 上 的 


| 原子 ， 分 子 或 离子 依靠 范 德 华 力 等 弱 


devices: ; 


PRE] Fy EE BORE (cluster), 
BR aE HE a PT KE 
成 的 奈 状 、 棒 状 、 层 状 胺 束 那 样 ， 由 
很 多 个 (大 多 数 情 况 下 为 几 十 至 数 
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BT) 分 子 集合 形成 的 有 序 分 子 集 
合体 ， 此 时 名 为 问 种 或 少数 种 分 子 组 


成 ， 洲 剂 分 子 参 与 的 高 度 有 序 分 子 集 : 


AAE FE a ee BE ah (lyotropic 
liquid crystal ) , 
子 集 合体 (molecular assembly). (3) 
idl Rese { eryatalline : supramole- 
cule), EAH FERREA. na 


ERREA RERE ， 由 分 : 
子 形 成 的 分 于 结晶 也 属于 超 分 了 的 1 


BE. 有 的 分 子 结 品 在 升温 时 会 出 现 第 
二 个 熔点 〈 相 转移 点 ) 随后 转变 成 
各 向 同性 的 液 相 ,两 熔点 间 为 浑 济 的 
RAH, ARORA TATH P 


MAEM. DFR | 
序 ， 显 示 交 学 各 向 异性 . ES | 


分 子 也 是 超 分 子 的 一 员 。 (4) 高 分 
FT Ht #8 4+ F ( high-molecular-weight 
supramalacule) ， 如 多 上 肽 的 二 维 、 = 
维 结 梅 以 及 多 肽 本 身 也 是 一 种 超 分 
T. 它们 虫 林 同 的 结构 单元 规则 有 上 序 
地 形成 。 如 一 个 多 肤 分 子 内 含有 不 同 
的 结构 单元 〈 氢 基 酸 残 基 ) ， 多 肽 本 
身 就 可 以 看 做 是 损 基 酸 残 基 形成 的 超 
分 子 。 此 类 超 分 子 还 有 核酸 等 。 (5) 
超 分 子 组 织 体 (supramolecular assem- 
bly) ， 如 由 多 肪 形成 的 蛋白 质 就 是 超 


Aine 


| 分 子 组 织 
| WA), AAC SUR PEA HAE 


这 类 超 分 子 常 称 为 分 | 


体 ,这 在 生物 体内 经 常 可 以 


分 子 作为 结构 单元 构成 的 扁 次 结构 ， 
大 们 期 待 从 中 可 以 挖掘 新 的 超 分 
了 功能 。 

超 分 子 化 学 
istry ”与 研究 以 共 价 键 为 基础 的 分 于 
化 学 相对 应 、 超 分 子 化 学 其 研究 老 个 
分 子 经 分 子 问 作用 力 结合 形成 的 超越 
分 子 的 组 织 体 〈 即 超 分 子 ) 的 化 学 。 
它 是 在 配 位 化 学 、 酶 与 基质 的 选择 性 
作用 以 划 免 疫 化 学 的 基础 上 发 展 起 来 
的 。1893 年 A. Wemer HH T MAHE 
用 使 分 子 得 到 选择 手 固 定 ， 并 提出 了 
金属 络 合 物 的 平面 、 四 面体 、 八 面体 
立体 结构 ， 配 位 化 学 成 为 超 分 子 化 学 
的 重要 基础 。1894 年 E. Fischer 将 酶 
与 基质 的 选择 性 作用 比喻 为 “钥匙 
与 锁 ” 的 美 系 ， 此 即 分 子 识别 中 的 
立体 互补 性 原则 。 而 1906 年 
P. Ehrlich 发 现 的 免疫 现象 确立 了 受 
以 的 概念 ， 提 出 了 “分 子 不 结合 就 
不 会 有 功能 ”的 观点 。 这 些 都 成 为 
超 分 子 化 学 的 基本 观点 。 超 分 子 化 学 
的 概念 由 本 M. Lehn 于 1978 年 正式 提 
出 。 如 图 所 示 ， 超 分 子 化 学 研究 的 多 
极目 标 是 发 现 新 的 分 子 功 能 。 


supramolecular chem- 


3} FAB 
功能 开发 分子 蛮 搞 
ot PIE 


客体 
(基质 ) 


光 响 应 、 


项 化 还 原 啊 应 一 “一 生物 功能 


超 分 子 的 结构 与 功能 


Ban = ultra high vacuum; 
UHV  “ 般 把 真空 度 优 于 107’ Pa 以 


上 的 真空 称 为 超 岛 真空 。 表 面 分 析 中 
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子 的 分 裂 常数 。 
ie HE St it 


ulira-trace analysis 


” PERUSE) STE Sd STL SY 


AG BA 10“ Ps 的 真空 条 件 . 
趣 高 真空 系统 昆 进行 近代 表面 分 析 及 


研究 的 最 证 要 部 分 。 谱 仪 的 光源 、 样 
部 室 、 分 析 室 以 及 探测 器 都 应 安置 在 


超 高 真空 系统 中 。 为 了 保证 电子 在 须 | 


利通 过 电子 透镜 、 分 析 器 并 进 人 探 调 
器 的 整个 讨 程 中 不 与 空间 残余 气体 翅 
擅 前 改变 白 己 的 能 量 ，--- 般 需要 优 上 上 
10°" Pa 的 真空 条 人 忻 {此 条 件 下 的 电 
子平 均 自 由 程 叮 达 50m)。 对 于 表面 
分 析 中 的 XPS 常规 分 析 ，10 习 Pa 的 
真空 条 件 即 可 满足 需要 .而 AES 谱 ， 
PLT eG PRR A. WE 
要 较 高 的 真空 度 。 表 面 分 析 工 作 -… 般 
要 求 优 于 10 “Pa 的 超 高 真空 。 
BHEE hyperconjugation ABST 
PEJ, AAHS H HAERE 
Amh, PA bm AES 
常数 ay 4B > 其 至 呆 超 过 环 上 质子 
的 ma， 这 是 因为 甲 基 上 的 质子 可 以 
通过 超 共 统 机 理 直 接 耦 人 台 到 下 体系。 
分 子 轨 道理 论 认 为 甲 基 上 的 -个 质子 


组 成 三 个 线性 无 疾 的 一 组 新 基 画 数 ， 
其 中 之 一 的 群 轨 道 共 有 与 共 郊 体系 中 
2p, 轨道 相同 的 对 称 性 ， 可 参与 整个 
TAR, 立体 系 中 的 未 偶 电 子 自 旋 密 
度 就 可 直接 耦合 到 甲 基 上 的 质子 上 
去 ， 导 至 甲 基 上 的 质子 具有 很 大 的 超 


精细 和 大 合 常数 。 在 o 自由 基 中 ， 如 : 


乙 基 、 异 丙 基 自由 基 等 ， 由 于 超 共 圈 
作用 , 8 质子 的 分 异常 数 也 大 于 a 质 


| 原子 核 的 自 旋 为 1, 


分 析 通 常 称 为 痕 基 分 析 ( 有 时 将 小 十 质 
量 分 数 <0.01% 组 分 的 分 析 亦 称 为 痕 荐 
分 析 ) -。 比 此 含量 更 低 的 分 析 测 定 称 起 
RES AA CRA A 
量 分 析 不 … 定 基 微 量 分 析 , 为 测定 痕 量 
组 分 .有 时 焉 公斤 级 的 试 样 。 

超 交 换 橙 互 作 用 superexchange 
interaction ”是 自 旋 - 自 旋 交 换 相 互 作 
用 的 一 种 ， 特 指 在 晶体 或 桥 连 双核 或 
多 核 金属 化 合 物 等 体系 中 ， 被 阴离子 


相隔 的 两 个 里 磁性 离子 之 间 存 在 的 跨 
; 趣 阴 离子 的 良 旋 - 自 旋 交 换 相互 作用 。 


超 精 细 结 构 hyperfine structure 
在 自 旋 体系 中 未 价 电 子 除 受 外 磁场 的 
作用 外 ,还 受 具 有 (或 分 享 } 此 来 
手电 子 的 原子 核 (10) HEREN 
必用 ,使 其 能 级 进一步 发 生 分 裂 ， 如 
它 在 外 磁场 中 有 
27 +1 个 不 同 的 取向 ， 因 此 使 电子 自 
旋 的 每 一 个 能 级 分 发 为 (21+1) 个 
次 能 级 ， 结果 便 产生 服从 选择 定 则 


| ams= 上 1，Am =0 的 (21+1) 条 
先 形成 “ 群 轨道 ”， 即 通过 线性 组 合 ， 


等 距 的 ESR RRR, BH 个 等 价 
的 原子 核 共 享 一 个 未 偶 电 子 ， 则 将 产 
E ni +1 条 等 距 的 吸收 峰 。 这 些 由 


| 原子 核 的 核 斑 矩 引 起 的 多 重 峰 通 常 称 


之 为 超 精细 结构 。 而 这 些 谱 线 间 的 间 
FREARS HH., 

$6 EHH hyperfine cou- 
pling mechanism RAEAN 
重 态 自由 基 对 时 ， 随 着 自由 基 对 中 两 
个 未 侦 电 子 间距 离 r 的 增 大 ， 交 换 相 


64 chao 起 


FARR IR), BAAS (BA 
自由 基 对 机 理 条 )。 理 论 上 可 以 证 
明 ; 若 J=0. 440 {自由 基 对 内 存 
TEMA NRG HEN). Ag =0 (两 个 
BARA ¢ HHS), ERARA 
HER S| do A RREH ey 下 H 
【外 磁场 ) 时 ， 单 重 访 1 $5> hoe 
Æ (1T_,>. | T >. T, >) 
发 生 泥 合 ; [HH eH ot, 1 S>A 
与 | Te > 发 生 混合 ， 即 随 着 磁场 强度 
AMAIRE at AS Lj aA A BR 
Ev), DORR WARS OL, 45 
Ag 机 理 一 样 ， 可 用 于 解释 上 自 旋 极 化 
和 化 学 反应 的 磁场 效应 。 
超 精 央 张 量 hyperfine tensor 超 
精细 耦合 作用 是 ;未 偶 电 子 自 旋 与 核 自 
RAHA, Ae 
符 中 可 表示 为 了 . AS, Hepa 为 总 
的 二 缓 对称 超 精细 张 量 。 A =al + Y， 
包括 了 各 向 同性 的 费 米 接触 起 精细 相 


互 作用 项 al (1 为 单位 张 量 ) 和 各 | 


向 异性 的 偶 极 - 偶 极 相互 作用 项 了 两 
BRS ALY i A AE a AI fA 


度 依存 ESR 详 ， 可 得 到 超 精 细 张 量 | 


在 某 … 男 定 实验 室 坐 标 系 中 的 各 个 张 
量 元 。 对 于 在 实验 室 坐 标 系 yz 中 的 
超 精 细 张 量 4 总 可 以 找 出 一 主轴 坐 


PRA XYZ HAM He. HOA AD ， 


为 主 值 。 

AE ht F BE Re 
sublevel correlation spectroscopy, HY- 
SCORE — HET A MEI iA R w 
制 (2D-ESEEM) 73 Ay — #h. HY- 
SCORE 来 用 四 脉冲 序列 (90° - r- 


hyperfine: 


APM RE BY Ha He FL EEA et 
Ee 和 + KB, 经 过 两 次 情 里 叶 
变 撞 、 就 可 得 到 四 脉冲 2D-ESEEM 
H. 与 三 脉冲 2D-ESEEM HRF, 两 
个 频 域 轴 上 的 峰 的 峰 宽 均 由 较 长 的 纵 
ey SRT PRE, AY HB 2D-ESEEM 


| 谱 的 分 辩 素 。 参 见 二 维 电子 自 旋回 波 


包 绪 线 调 制 条 。 

超 净 实验 室 super clear laboratory 
对 进入 实验 家 的 工作 天 员 和 空气 需 进 
行 净化 过 程 的 实验 室 。 建 设 超 净 实验 
室 的 目的 是 为 了 控制 环境 化 学 空白 ， 
这 种 空白 可 能 来 自 大 气 、 实 验 室 、 稚 


i ae. DOPE ER aA BREE 


实验 室 的 设计 、 建 设 和 使 用 上 ， 始 终 
紧 紧 围绕 着 两 个 问题 进行 ， 一 是 控制 
和 清除 污染 源 ， 二 是 ~… 旦 发 生 污 染 ， 
能 迅速 月 效 地 从 工作 区 内 清除 掉 。 超 
净 实 验 室 室内 的 薄 净 等 级 训 达 
到 100 级 。 

MB BH Hyper-Raman scatter- 
ing; HRS 又 称 为 三 光子 散射 。 当 
人 射 激光 vo 的 功率 增强 时 ， 在 散射 
光 中 会 出 现 频 率 为 2m trp RBH 


| rtn 的 分 量 ， 其 中 mm WSR 


射 。 为 区 别 于 mm ty, 的 正常 拉 散 射 ， 
RRMA A BS BH. RE 
TE. RAZR ME 
WEARER, A Se dae. 

超 离心 玩 降 分 离 分 析 方法 ultra- 
centrifugation sedimentation separation 
and analysis HAF EDKS FR 
合成 高 分 子 分 离 、 分 析 的 方法 。 在 趣 


| 离心 沉降 分 上 分 析 法 中 ， 离 心机 转子 
90° -t -180° - -90° -r - E), | 


SERRE ATTA Gx 10°r- min’', RE 
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中 分 子 其 不同 的 组 分 在 离心 力 的 作用 
下 以 不 同 的 速度 问 滤 底 移 动 。 达 到 平 
衡 时 ， 不 同 分 子 基 的 物质 的 浓度 随 路 
旋转 轴 的 距 启 而 分 布 。 用 光学 方法 检 
调 不 同 曙 离 处 的 浓度 变化 或 分 布 ， 可 


B rE, ATD, HER | 


FARE, TRAMSSR. M 
这 些 参 数 还 可 以 堆 测 分 子 尺寸 ， 形 
R, SRAM, HAAR, 


is te 
高 于 临界 庄 力 和 临界 温度 时 的 一 种 物 
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质 状态 。 


高 密度 人 以 及 介 于 气体 和 液体 之 间 的 较 
高 扩散 系数 等 特征 ， 

超 临 界 流体 芋 取 supercritical fluid 
extraction; SFE aii Faith fA ab 
he FE AA A, WE 
界 状 态 下 的 CO, Ate 1897 ERE 
发现 了 超 临 界 状态 的 压缩 气体 对 于 固 
体 的 特殊 溶解 作用 。 超 临界 流体 蔡 取 
BG LA RB JE ait ARE AR A Fi) BE AB 
和 液体 样品 中 莹 取 分 离 出 基 种 或 某 类 
目 妹 化 台 牺 的 方法 。 其 实验 装置 与 超 
Ia FERREIRA, FA RE 


它 既 不 是 气体 ， 也 不 是 液 | 
Oh, COREL CUR AS RAE AUR | 


器 代替 了 色谱 柱 ， 在 仪器 后 有 - Aii 
分 收集 器 用 于 收集 革 取 出 来 的 样品 。 
SFE 不 使 用 有 机 洲 剂 《有 时 使 用 少量 
有 机 改进 剂 )， 产 品 易于 纯化 ,污染 
小 ,在 天 然 产 物 的 分 离 制备 中 已 有 较 
多 成 功 的 应 用 实例 。 

起 临界 流体 色 漠 
chromatography; SFC 


supercritical fluid 
以 超 临 界 流体 
作 流动 相 ， 以 固体 吸附 剂 ( 如 硅胶 ) 
或 键 台 在 载体 (或 毛细 管 壁 ) 上 的 
有 机 高 分 子 聚 合 物 作 固定 相 的 色谱 方 


: 法 。 常 用 流动 相 为 超 临 界 状态 下 的 


CO, HEERA, LA., CAPR 
F- CO, 最 常用 ， 因为 它 的 临界 湿度 
低 (3T), A R E J g h 


| {£7.29MPa) 、 无 毒 、 便 宜 ， 但 其 缺点 
.是 极 性 太 低 ， 对 一 些 极 性 化 合 物 的 海 
| MMAR. HU, BEARS 


输液 泵 往 流 动 相 中 添加 1% ~ 5 的 
甲醇 等 极 性 有 机 改 性 剂 。SFC 所 用 色 
谱 柱 既 有 液 相 色 谱 的 填充 柱 ， 又 有 气 
相 色 谱 的 毛细 管 柱 ， 得 由 于 超 临 界 流 
体 的 强 深 解 能 力 ， 所 合用 的 毛细 管 填 
充 柱 的 锣 定 相 必 须 进 行 普 联 。 从 理论 
上 讲 ，SFC 既 可 以 惊 液 相 色谱 一 样 分 
析 高 沸点 和 难 挥发 样品 ， 也 可 价 气 相 
色谱 一 样 分 析 挥 发 性 成 分 。 不 过 ， 超 
临界 流体 色谱 更 重要 的 应 用 是 用 来 作 


| 分 离 和 制备 ， 即 超 临 界 流体 芋 取 。 


超 临界 流体 色 谱 - 恨 里 叶 蛮 换 红 外 
光谱 联 用 supercritical fluid chroma- 
tography/Fouricr transform infrared 
spectrum; SFC/FTIR 起 临界 流体 色 
谱 的 流动 相 是 超过 了 其 临界 温度 和 压 
ARRIE, MERSE, MEENE 
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液体 ， 溶 质 在 超 临 界 流体 中 有 较 大 的 


扩散 系数 。 通过 一 定 的 接口 技术 实现 | 


ES FTIR HKA. 一 种 接口 是 高 此 
BOS, E RIE TE a IBY 
流动 相 一 起 通过 流动 池 ; 第 二 种 接口 
采用 溶剂 脱 除 技术 ， 每 个 迟 分 在 测定 
Jig. ACA. TERR 


流体 色谱 中 ， 流动 相 在 常温 常 床 下 即 | 


为 气体 ， 脱 除 流 动 相 比 在 HPLC 中 简 | 


单 得 多， 对 每 个 馏分 进行 测定 时 ， 流 

动 相 没 有 十 扰 ， 庐 方法 对 分 析 非 挥发 

性 物质 的 灵敏 度 非 常 高 。 
超 临界 流体 色谱 仅 


supercritical 


fluid chromatograph FE STAPF i 


界 流体 色谱 分 离 的 -种 色谱 仪器 .、 它 
与 普通 液 相 色谱 仪 的 不 同 之 处 是 它 的 
流动 相 需 要 有 控制 温度 和 上 里 力 的 装置 
来 保证 流动 相 {如 CO,) 处 于 超 临 
办 状态 。 其 检测 器 则 是 液 相 色谱 中 最 
常用 的 紫外 检测 器 和 气相 色谱 中 常用 
KAKRA TERA. 


M ultrafiltration 将 一 般 过 法 


法 难以 分 离 的 细小 胶体 微粒 从 分 散 介 | 
质 中 分 离 出 来 的 方法 。 自 1906 年 | 


H. Beehhold 最 早 使 用 该 法 以 来 ， 超 
渤 法 已 广泛 应 用 于 胶体 的 提纯 、 深 
. APRA RH RAE 
膜 。 AURA Fe ae +k Pe, 
HRR., HWER, MERATE 
料 的 发 展 ， 使 用 不 同 扎 径 的 多 了 筷 性 高 
分 子 腊 可 以 将 不 同 大 小 的 物质 分 离 
F, 已 成为 超 滤 分 离 的 主流 。 根 据 过 
法 分 离 物 质 的 粒 径 不 同 ， 过 滤 法 可 分 
为 - - 艇 过 滤 CSP AEE lpm 以 上 
的 物质 }、 精 密 过 滤 ( microfiltration , 


tS RTE TE 0.02 ~ 10am 之 间 的 物 
Ki) 和 超 滤 (分离 粒 径 在 1 ~ 10:nm 


| 的 物质 ， 分 子 量 在 10 -5 x10 之 


i). BRERA Ao A 
DRO, RR AEM eR, H 
表面 活性 层 有 和 孔径 为 1 ~ 200m AYER 
孔 ， 能 够 截留 分 了 量 大 平 500 以 上 的 
AT PRR ROR, RAT RR 
th: , GA. we. PUR A 
他 异物 的 除去 ， 以 及 汽车 和 家 具 等 金 
ma itl E EG Sh EFL a SE 
生产 中 也 广泛 使 用 。 

H Fa Hw Bt hyper-Rayleizh scat- 
tering ”对 干 没有 对 称 中 心 的 分 子 ， 
HAREE mm 的 功率 增强 时 ， 在 散 
射 光 中 会 出 现 2, HE 3m 的 散射 
分 量 ， 为 区 别 于 正常 瑞 利 散射 ， 
将 这 种 效应 称 为 超 瑞 科 散射。 如 四 氨 
化 碳 ， 没 有 对 称 中 心 ， 所 以 在 超 拉 受 
光谱 中 出 现 了 超 瑞 利 散射 谱 带 。 而 乙 
烷 由 于 具有 对 称 中 心 ， 所 以 不 出 现 超 
Fa FE HF - 

超声 波 探伤 ultrasonic examina- 
tion; UT 利用 超声 波 物 性 探测 工件 
表面 和 内 部 缺陷 、 或 检测 材料 性 能 的 
无 损 检测 方法 。 趣 声波 由 精 合 介质 传 
BARRERA, BARK RB, 
透射 或 折射 ， 由 接 能 器 接收 ， 径 数据 
处 理 ， 可 以 检 湾 和 显示 缺 隐 的 部 位 和 
大 小 。 超 声波 检测 常用 的 方法 有 脉冲 
反射 法 和 连续 波 透射 法 。 优 点 是 方向 
性 好 、 穿 透 性 强 ， 检 测 灵 第 度 高 ， 不 
破坏 试 件 ， 易 于 实现 自动 化 ， 对 人 体 
AME, CRRA. UP ALE 
省 质量 检测 方面 有 广泛 的 应 用 。 缺 点 
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pt chen 


是 难于 定性 种 定 基 。 

BARIS ultrasonic degas 在 
REP ARERR ER ERS 
EBA PAR AS a) FoR (氧气. 
TRG). Bit ALS TE Be l ii 
HEP ADR EI) SB es X 
些 气体 会 影响 色谱 分 离 ， 佳 用 前 需 进 
行 脱 气 操作 . 

BAASE sonic spray ioniza- 
tion AEN Sg 01 SEE AE a A R, 
FARE PATE IAAT SE, F 
时 生成 离子 . CE- POR ee 
有 高 电场 的 大 气压 离子 化 法 。 

MARL ultrasonic nebulizer 


千 物 传感器 。 

超 微 电 极 ultramicroelectrode Ff 
径 小 于 100km 的 电极 。 它 呈现 出 传 
质 抉 ， 响 应 迅速 . IA BRN bA Rie 
比 高 等 优盘 的 电化 学 性 质 ， 适 合 于 微 
KARE SH. BATRA BR 
过 程 动力 学 研究 ， 

MESH ultra-micro analysis 
根据 分 析 时 所 用 试 样 量 的 多 少 及 操作 
规模 的 不 同 对 分 析 方 法 进行 分 类 。 将 
试 样 量 少 于 0.1mg 或 体积 少 于 
0.01ml (有 时 措 少 于 50pl) 的 分 析 


| 称 为 超 微量 分 析 。 但 这 种 分 类 并 无 严 
| 格 的 标准 。 


利用 超声 波 振 动作 用 将 试 液 雾 化 为 气 


溶胶 并 引入 原子 化 器 的 装置 。 优 点 是 


FERREA., AS RA LE AY Be od 
FS BY A ROR BE 4 Bo YEE , 

超 硕 磁性 ”superparamagnetism 2 
磁性 或 反 铁 磁 性 微粒 集合 体 所 表现 册 
药 顺 磁性 称 为 超 顺 磁性 。 它 们 虽然 有 
BS Eh RE A, AAA 
EREM., BSR RIE. Hk 
率 在 低温 也 遵循 因 里 规则 等 特点 。 其 
原因 可 定性 地 解 大 为 .每 一 个 微粒 内 
BRERA RAKETER BR EE 
HEF], (HM CePA Ra Re 
的 相互 作 用 能 量 的 湿度 于 ， 与 普通 的 
师 磁 性 一 样 ， 各 个 微粒 的 磁 矩 随机 取 
向 ,作为 微粒 间 的 磁 奸 被 相互 抵消 ， 
只 有 在 外 磁场 下 才能 引 走 磁化。 通过 
分 析 磁 化 曲线 可 以 确定 微粒 的 夫 小 及 
其 分 布 。 

超 微 传感器 


ultra-micro sensor 


HB GR SE ultraweak lumines- 
cence 发 光 强 度 十 分 微弱 的 化 学 发 
光 和 和 和 牛 物 发 光 。 生 物 界 普遍 存在 着 起 
微弱 发 光 现 象 ， 如 植物 的 根 、 动 物 的 
APE. GR. ROR EE 
35 ER. AAS RIE A eS 
21, AH 10°" ~ 10° W, MRS 
TOS RU, A FR PB ae 
3x10" t/a! + om”? (36 F) 的 照 
度 , 那么 这 类 光 的 强度 只 有 它 
的 Mooo0 ~oo € 

沉淀 的 陈 化 ”ageing of precipitation 
沉 注 这 程 完成 后 , 沉淀 与 母液 一 起 放 


| 置 一 定时 间 后 再 过 滤 的 过 程 。 陈 化 过 


程 主要 涉及 初生 成 的 沉淀 微粒 的 重 结 
蝇 过 程 和 亚 称 态 唱 型 转变 为 稳 态 唱 型 
的 过 程 。 由 于 小 林 粒 沉淀 的 溶解 度 大 
于 大 颗粒 沉淀 的 溶解 度 ， 通 过 陈 化 过 


， 程 ， 可 以 获得 粒度 第 大 ， 品 体 结构 下 


| 为 完整 和 纯净 的 遇 型 沉淀 。 加 热 和 捞 
利用 起 微 的 信号 转换 器 而 构 置 的 各 类 


拌 可 以 加 速 陈 化 过 程 。 陈 化 过 程 只 适 
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FRE. 
沉淀 的 消化 digestion of precipita- 
tion 
Ostwald Wik.. 2 LITE ARIE & 
沉淀 分 离 法 
tion ARR RIA IT A 


EAR eR Ta | 


离 的 方法 。 通 常 选择 合适 的 沉淀 剂 使 
干扰 组 分 或 被 测 组 分 沉淀 析出 ， 或 者 
控制 介质 pH (A. Fee Be TT 
分 步 沉 演 。 沉 淀 反应 的 选 定 必 须 考虑 
和 欲 测 组 分 和 干扰 组 分 的 相对 含量 及 沉 
淀 剂 本 身 对 以 后 测定 的 影响 。 
DURE RR AFF floatation by precip- 
itation adsorption ”用 少量 无 抽 或 有 机 
沉淀 剂 ， 或 控制 溶液 pH (AERO 
的 离子 沉淀 或 共 沉 淀 ， 然 后 加 人 与 沉 
演 天 面 反 电 蓓 的 表面 活性 剂 ， 使 其 亲 
水 基 团 定向 于 沉淀 表面 从 而 增加 沉淀 
的 朴 永 性 并 吸附 于 气泡 上 而 被 浮 选 的 
方法 。 
沉降 常数 sedimentation constant 
FR CURES TE, SET 
池 中 ， 物 质 的 沉降 系数 可 表示 为 
Po 

a Cra) 
arr Naf 
式 中 , 全 为 沉降 速度 ;+ HVE 
Ai o 为 离心 机 转子 的 角速度 ; M 
ARMM at; M Hee 


常数 ; po. pr 43 Oe AE E RE 
度 ; /为 摩擦 系 数 , SSR. HR 


5 


即 沉 淀 的 陈 化 ， 亦 称 沉 淀 的 


precipitation separa- ; 


| Ro SRSA, sr Efe 


了 


RE, WESA RAK. WEEE | 
ON MMR MLS, 与 浓度 无 关 。 这 时 | 


| 沉降 系数 5 可 表示 成 


MÍ 1- 
NLG Ce) 
aH, G(c) ESRR EA SRA 


用 ,5 不 能 直接 作为 分 子 尺 寸 和 形状 
的 参数 。 通 过 外 推 法 求 得 浓度 接近 于 


: 0 时 的 5 值 ， 称 为 沉降 常数 ， 用 5 Æ 


To Sy 与 扩散 系数 Do 的 关系 是 


p 
用 此 式 测 定 分 子 量 是 一 种 绝对 方法 ， 
与 分 子 结 构 欧 类 型 无 关 。 称 为 Sved- 
beg 方程 。 根 据 此 式 政 调 定 一 白质 ， 
合成 高 分 子 等 的 分 子 量 。 参 见 沉降 系 
数 杂 。 

MR sedimemation field 
flow fraction; SFFF 7635 A H RE 
中 ， 将 条 形 柱 辅 弯 成 图 形 ， 置 于 尚 心 
机 中 ,并 绕 其 中 心 旋转 ， 进 入 柱 档 的 
溶质 分 子 在 离心 力作 用 下 向 柱 构 外 壁 
方向 运动 ， 同 时 由 于 扩散 效应 双向 相 
上 反 的 方向 运动 。 所 以 溶质 在 离心 机 径 
向 方 身 的 位 置 取决 于 湾 质 的 分 子 量 等 
因素 。 在 溶剂 流 的 带动 下 ， 溶 质 仙子 
叉 要 向 沿 柱 横 的 甸 局 方向 运动 ， 不 同 
径 向 位 置 的 溶质 分 子 移动 速度 与 溶剂 
流 型 有 关 。 色 而 不 得 分 子 量 的 特质 可 
以 获得 分 离 ， 其 分 离 原 理 如 图 。 沉 降 
场 流 分 级 可 用 于 生物 大 分 子 的 分 离 ， 
以 及 胶 态 粒子 ， 如 各 种 纳米 组 粒子 的 
分 级 与 分 离 。 

沉降 平衡 


sedimentation equilibri- 
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um 在 超 离 心 沉 降 分 离 分 析 法 中 ， 
沉降 场 作用 于 评 液 中 摩尔 质量 为 时 ， 
密度 为 ps ATH MAD TRAD AA 
Fy aq (1-2 Jar 
AP., p MERETE; o ADELA 
EE; r 为 被 测 分 子 与 旋转 轴 之 间 的 
距离 ; AN, Bee ee. A 
方面 ， 洲 质 分 子 企 运 动 中 还 要 爱 到 摩 


擦 力 的 作用 ， 其 大 小 为 Fe af E, 


当 达 到 沉降 平衡 时 ,分子 所 受 的 离心 
FEF EB 


此 式 为 沉降 平衡 方程 。 式 中 ，f 为 摩 
RAM. 1 为 时 间 。 沉 隆 速 度 侍 算 


离 " 可 以 用 光学 方法 测定 。 角 速度 w 
由 试验 设 定 。 在 超 离心 沉降 实验 中 ， 
可 以 测定 沉降 系数 3 


dr 4 人 1 -2) 


w F 


HERH sedimentation coefficient : 


表示 一 个 分 子 在 单位 离心 力 场 《6 = 
o'r) 作用 下 所 产生 的 沉降 速度 。 可 
由 沉降 平衡 方程 求 得 

dr Po 
_ dt m1 -全 

wr Nf 

RH, TARERE: kL 
离 ; 为 离心 机 转子 的 角速度 ; MA 
WRR N, Oy an 
常数 ; m p: 分 别 为 深 剂 和 溶质 的 密 


5 


度 ; f 为 摩擦 系数 。 通过 测定 不 同 分 
子 基 的 物质 带 的 界面 在 不 同时 间 上 时 
的 位 置 r， 以 Inr 对 时 间 : 作 图 ， 从 
直线 斜率 除 以 ww， 邮 可 求 得 8$。5 —- 
般 导 在 极 稀 的 溶液 中 测定 、 其 基 网 是 
时 间 ， 数 量 级 通常 为 10 “s, 常用 
Svedberg (5) 作 单 位 ，1S =107"s, 
参见 沉降 平衡 条 。 

REM weighing bottle 分 析 实 验 
中 , 干燥 和 称 量 固体 试 样 时 常用 的 …- 
种 玻璃 仪器 〔〈 如 下 图 ) 。 称 量 翘 的 瓶 


| 和 盖 闻 由 标准 磨 口 配合 使 其 在 需要 


| 《如 保存 斌 样 ) 时 能 保持 密封 。 用 称 


HMR EH oh A A (oR Bp 
差 减 法 ) ， 即 首先 准确 称 基 盛 有 试 样 
的 称 量 瓶 的 质量 《m, ) , 然后 接 一 定 
操作 取出 大 致 所 需 量 的 试 样 用 十 分 
析 , 再 准确 称 量 该 称 量 瓶 的 质量 
(m), W m 一 ma = Am 则 为 所 称 试 
样 的 准确 重量 。 


高 形 ME 


称 量 形式 weighting form 指 沉 证 
HRP TAUB. BERR. OK 
化 和 灼 烧 后 ,在 称 量 时 的 化 学 式 。 由 
沉 注 的 称 量 形式 的 量 , 可 计算 试 样 中 
被 淹 物 的 含量 。 例 如， 为 测定 某 矿 石 
PAE AH. WL MgNH,PO, 的 形式 
将 其 沉 注 使 其 与 其 他 成 分 分 离 ， 该 沉 
RA. BR. ULAR Ry 


70 cheng Hae 


Mg, P,0, (PEGE AR EE) JG ity BRA, 
FA Mg PO, 的 量 串 计算 试 样 中 镁 的 


会 量 。 此 村 Mg PO, BR Yee WAE : 


量 形式 ， 

成 对 比较 试验 
experiment 
地 进行 比 对 试验 .， 在 试验 受 其 他 因素 
十 扰 较 大 ， 侧 试验 精度 又 不 订 想 的 情 
wr, KARIERA ARRI. €E 


是 试验 研究 中 经 常 采用 的 一 种 试验 设 ， 


计 方 法 。 如 用 标准 分 析 方 法 检验 新 建 
六 的 分 析 方 法 .考察 两 分 析 人 员 的 技 
RAY, RMSE RATER 
误差 等 ， 都 可 用 成 对 试验 法 安排 试 


RR MAMMA CG ， 


‘fire. 


成 核 作用 nucleation 少量 沉淀 构 


程 ,沉淀 的 形成 涉及 一 系列 过 程 ， 当 
GCSE IA AR A Fl ck PI Re 


At, WARIS, A A j 
ALCP SHR CEM). 


这 是 一 种 亚 稳定 状态 ， 存 在 一 种 推动 
力 使 该 体系 趋向 平衡 ， 此 即 盛 核 作用 
开始 。 成 核 作用 关 可 分 为 均 相 成 核 和 
异 相 成 核 。 为 得 到 颗粒 较 大 ， 从 而 易 
TWAKA UE. AE 
以 实现 异 相 成 核 。 

BOS ET product analysis ”对 经 
过 加 工 的 成 品 钢材 (SRR) 按 
规定 方法 采取 试 伴 ， 进 行 的 化 学 成 分 


分 析 。 成 品 分 析 主要 用 于 验证 化 学 成 j 


分 ， 故 又 称 验 证 分 析 。 由 于 钢 滚 在 结 
晶 过 程 中 产生 元 素 的 不 均匀 分 布 
‘ 偏 析 )， 惑 品 分 析 的 信 有 时 与 熔炼 


分 析 的 值 不 同 : 

成 像 XPS HEIR image XPS -种 
高 分 辩 率 的 XPS 谱 仪 ， 利 用 XPS 成 
RRRA EE T RRMA. 1 


， 到 丰富 的 化 学 成 键 信 息 。 主 要 是 利用 


paired comparison, 


.将 被 比较 的 两 央 束 成 对 | 


X FAG PARE GL eT, MEETER 
成 像 器 获得 表面 元 喜 分 布 图 像 和 和 元素 
化 学 状态 图 像 ， 这 是 完全 不 阿 于 电子 
显微镜 的 一 种 成 像 方式 ， 它 与 材料 表 
面 的 形 瑶 无 关 ， 形 成 的 是 元 素 像 或 化 


”学 状态 像 . 日 前 ， 先进 的 成 像 XPS 


谱 仪 的 空间 分 辨 率 可 以 达到 
3um AA. 

(HIRAF product operator 
method = 4% We RH a PB 


| mm 描述 其 本 征 态 ， 对 my = 二 的 态 为 
品 离 子 聚 集 在 “起 产生 园 相 微 核 的 过 | 


la>, mi = -了 的 态 为 1 8>。 二 


| KAMARA 4 个 线性 独立 的 态 函 


数 ， 可 用 单 态 的 乘积 作为 基 郴 数 
lana > Nat >. 1 Bya, > .BB, >。 
EMRA A ry RRM (ROKR 
量 ) 的 本 征 函 数 。 任 …- 态 函数 可 用 


| 基 画 数 的 线性 组 合 而 成 ， 某 一 物理 量 


‘可 用 算 符 来 表示 } 作用 于 体系 后 将 
使 它 变 成 另 - 态 函 数 。 若 系统 有 m 个 


| 线性 独立 的 态 函 数 ， 就 有 n 个 线性 


独立 的 算 符 。 因 密度 算 符 可 以 用 角 动 
量 算 符 来 表示 ， 对 于 了 = Le Ae 


(二 态 ) 体系 ， 有 单位 算 符 百 与 3 个 
角 动 量 算 符 工 , I. 也 作为 基 算 符 ， 
共 他 算 符 都 用 它们 的 线性 组 合 表示 。 
简单 的 积 算 符 不 表示 纯 己 阶 的 量子 
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EF. WN, CADE T 
FEF ALR In. BE OP Brat TAA BE 
(ATER YESH GY, ARO AIT 20, 
Lh, ~ 28, h, ZI. d, + ZF, I. SE Br 
SHEP A Had, + Ud, AT dy 一 
Uatn R PREEK k RR 
STAR "RE SER 作用 


RAAT Ah PRET A ER j 


机 :化 学 位 移 的 作用 为 Rha. hh, 
射频 作 可 为 pdas ete Coe, 
ef, HGR BIA TER wht, 
fo 它们 对 NMR 实验 体系 的 作用 可 
LAF AIS FETT HR BOR Fan. HAR 
积 的 乘法 法 则 已 有 这 算 表 可 得 用 . 

EFENA programmed flow 
(gas) chromatography 是 指 在 色谱 
5 气相 色谱 或 液 柑 色谱 ) 分 析 中 ,色谱 
柱 柱 温 保 持 不 变 , 流 动 相 ( 载 气 或 麻 洗 
剂 ) 的 流速 依照 设置 的 适宜 程序 连续 


地 随时 疗 号 线性 或 非 线 性 地 变化 , 它 | 


的 作用 类 似 于 程序 升温 色谱 法 ,， 当 样 
品 中 所 舍 组 分 的 保留 性 能 差别 较 大 而 
不 能 均 钉 地 坊 出 色谱 柱 时 ,采用 程序 
变 流 色谱 法 可 以 改善 组 分 之 问 的 分 离 
和 缩短 分 析 时 间 , 尤 匡 适 用 于 气相 色 
谱 中 热 稳定 性 差 的 样品 的 分 析 。 
FFB temperature program {E 
元 紊 电热 原子 过 程 中 ， 对 其 各 个 阶段 
PM MT KET I BR. Ae 
的 升温 程序 通常 分 为 四 个 阶段 (G) 
干燥 。 燕 发 除去 溶剂 : 2) Kib, 3 
解除 去 无机 和 有 机 物 基 体 ; (3) 原子 
th, 被 浏 元 素 转 变 为 自由 状态 的 不 
F; (4) BRC SEE) ,清除 炉 内 残留 
物 , 消 除 记忆 效应 。 对 每 一 阶段 的 温 


培 和 时 阿 都 而 进行 设 定 , 仪 器 按照 设 
定 的 程序 里 动 完 成 整个 原子 化 过 程 ， 
程序 升温 进 样 ”programmed temper- 
ature sampling ”一 种 进 样 方法 。 把 流 
体 样 虹 注入 气 化 室 的 衬 竺 后 ,打开 分 
PLP, (ARAL LL 50 ~ 100ml + min”! 的 
BTL FEE Ps A ak E Sp tii SG 
AWTS BB TE DE 4 98 Gt et FE 
By (OS Ub RAR 
大 色谱 柱 中 进行 分 离 分 析 . 这 种 进 样 


”方法 相当 于 不 分 流 进 样 ,对 解决 大 体 


积 进 样 问题 提供 了 可 能 。 

程序 升温 色谱 法 Programmed tem- 
perature (gas) chromatography 在 气 
色谱 分 析 中 ,色谱 aia fet NAA 
ARSE YER PRA SRE 
较 宽 时 .应 采用 程序 升温 色谱 法 。 所 
请 程序 升温 色谱 法 ,是 指 色 谱 术 的 温 


| 度 按照 组 分 沸 程 设置 的 程序 连续 地 随 


时 间 线 性 或 非 线 性 逐渐 天 高 ,使 杜 温 
与 组 分 的 沸点 相互 对 应 ,以 使 低 沸点 
组 分 和 高 沸 点 组 分 在 色谱 柱 中 都 有 远 
宜 的 保留, 色谱 峰 分 布 均匀 且 峰 形 对 
称 。 各 组 分 的 保留 值 可 用 色谱 峰 最 高 


”处 的 相应 温度 即 保留 温度 表示 。 参 匈 


保留 温度 条 - 
程序 升温 蒸发 器 programmed tem- 


perature vaporizer;PTY … 种 综合 了 分 


， 流 .无 分 流 和 柱 上 进 样 的 优点 的 通用 
| 样品 引 人 人 方式。 其 结构 与 分 流 进 样 器 


A Ea RE AE oT DARE E B 
RA, LAPSE 2 12 - 

最 高 温度 达 600T PAURA 
体 50,。 MERR PE HEA RAR 
REHAB RE 
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后 由 载 气 引进 柱 内 ;固体 样品 (族人 衬 
管 中 ) 中 的 挥发 性 组 分 可 借助 程序 升 
温 把 挥发 性 组 分 迁移 至 柱 内 进行 分 
析 , 结 束 后 将 固体 成 留 物 取出 ;气体 样 
总 可 在 PTV RR, WAHE ARH 


吸附 剂 可 对 日 标 组 分 进行 浓缩 ,改进 | 


后 的 PTV 可 以 扩充 样品 的 沸点 范围 ， 
还 可 实现 大 体积 进 样 。 

AHE programmed pressure 在 
起 蜂 界 流体 色谱 中 ,为 调整 被 分 离 组 
分 的 保留 值 ,使 各 组 分 能 得 到 更 好 的 
分 离 而 采用 的 一 种 改变 压力 的 技术 。 
由 于 操作 压力 的 变化 会 带 来 超 临 界 流 
体 (流动 相 ) 密 度 的 变化 ,因而 使 被 分 
离 组 分 的 相对 保留 值 发 生变 化 , 亦 即 
于 力 随时 间 程 序 地 变化 的 结果 是 改善 
了 组 分 繁 此 间 的 分 离 效果 。 

WIRE relaxational potential 在 弛 
BRON AB TB] AS Ob I TS 
SRS, WREST AA 
外 项 两 部 分 ,原子 内 项 包括 单独 原子 
内 部 电子 的 重新 调整 所 产生 的 影响 ， 
对 自由 原子 只 存在 这 一 项 :康子 外 项 
是 指 与 被 电离 原子 相关 的 其 他 原子 的 
电子 结构 重新 调整 所 产生 的 影响 ,对 
于 分 子 和 固体 ,这 一 项 占有 相当 的 比 
例 。 在 通常 的 情 沈 下 , RF Sh a 
能 可 以 用 极 化 能 来 解释 。 

弛 现势 能 模型 relaxational potential 
model ;RPM 在 用 量子 力学 的 方法 计 
算 某 原子 锦 道 上 的 电子 的 化 学 位 移 
时 ,考虑 弛 玩 效 应 的 一 种 理论 计算 模 
型 , 即 考虑 芯 电 于 引起 的 弛 各 能 的 变 


化 。 在 一 般 的 化 学 效应 分 析 中 假设 随 : 
着 化 学 环境 的 变化 ,内 驰 信 能 保持 不 | 


BMPS RR ee 
型 比 电荷 势能 模型 能 更 好 地 解释 化 学 
世 移 现象 。 了 但 对 于 固体 ,影响 化 学 位 
移 的 因素 要 比 气体 复杂 得 多 ,此 时 应 
考虑 到 被 研究 原子 周转 点 阵 的 原子 对 
它 产 生 的 明显 的 外 部 弛 褒 作 用 


SHARIA relaxation reagent 加 入 


| BURRRE AP RE (oR RE BEB 09 a BR 
| IPED 7, 7, 缩短 ,而 又 不 产生 明显 的 谱 
| 线 的 位 移 和 加 宽 的 试剂 。 最 常用 的 是 


过 渡 金 属 络 合 物 Crfacac)， 和 Fe 
(acac), 《acac ELMER), A 


| 有 4f 电子 结构 的 Gd 和 Eu? 化 合 物 


LATE ATR AR, MARAT 
KASE E BY ib Bt] FAK rp FE P P 
的 重复 时 间 ， 在 较 短 的 时 间 内 可 得 到 
tee HE Be SF Be aE OR AL Sh BR HE 
Fl, RAE MRR, (NOE) 效 
Jak, BA TUE Sy Ap GB BK A BR EAE 
本 相等 ， 于 是 可 用 NMR 谱 峰 面积 进 
TERA. ARR itm RS 
Sisk. HADT PRET HA 
位 置 和 键 角 。 

RRA ”relaxational effect 在 光 
致电 离 过 程 中 ， 击 于 体系 电子 结构 的 
重新 调整 而 导致 元 素 结 合 能 的 变化 叫 
做 弛 琼 效 应 。 弛 姥 效 应 将 使 光电 子 谱 
线 向 低 结 合 能 方向 位 称 。 弛 和 攻 效 应 的 
影响 因素 很 才 ， 在 一 般 情 况 下 对 化 学 
位 移 的 贡献 要 比 上 电荷 效 应 要 小 得 名， 
但 个 别 情 况 会 有 较 大 的 影响 ， 尤 其 是 
对 于 一 些 极 性 物质 。 

池 入 - 港 出 法 cell-in-cell-out Meth- 
od 在 特定 的 分 析 条 件 下 ， 先 测定 纯 
BAM BIS 1 ， 然 后 在 同一 吸收 池 


WRERE chong 73 


PAG aE AIP EY c ES EPA 
光 率 元， 再 在 同一 吸收 凶 内 测定 样品 


TARRE., ÆTEREE, 由 | 
I.E, Ale, 癌 求 得 样品 济 液 的 浓度 <, 。 


此 法 适用 于 单 光束 红外 光谱 仪器 ， 直 
ERDEP. 


RENEA delayed hypersen- ` 
KERRATA M., EN ， 


sitivity 
DEER, HBR T 细胞 与 相应 的 
抗原 结合 市 引起 的 、 属 于 以 单个 核 细 


胞 温润 和 细胞 变性 坏死 为 特征 的 局 部 | 


PAR RTE RHE. WA BAT AE RGR 
KR, 一般 在 再 次 接触 抗原 后 48 ~ 72h 
RE, RA ARR OBR E. NE 
AE AS BN EL TW Se F 2H Ha 5 


参与 多 型 变态 反应 的 T 细 胞 主要 有 | 


Torn SRE CTL 两 个 亚 群 。 Tw 细胞 
与 相应 抗原 结合 后 ， 能 有 释放 多 种 淋巴 
因子 ,而 CTL 则 能 直接 杀伤 靶 细 胞 。 
由 于 W 避 变态 反应 的 发 生机 制 与 细胞 
免疫 效应 一 致 ， 因 此 常用 皮肤 迟 发 型 
变态 反应 作为 检测 机 体 细胞 免疫 功能 
的 一 项 指标 。 

尺寸 匹配 作用 size-fit 
中 主客 体 结合 时 的 一 种 豫 动 作用 。 如 
环 糊 精 的 a-，B-，y- 异 构 体 宅 腔 尺寸 


AF, RRM KOSH, SE 


ER TERA a BA oh) — Bg By A 
WAKER E., SPE 


环 组 成 的 环 芳烃 、 杯 芳烃 也 同样 依靠 ; 


尺寸 匹配 作用 结合 客体 分 子 。 引 人 注 
目的 一 例 是 环 糊 精 与 Ca 、 杯 芳烃 与 


Cw 、Cwn 的 结合 ， 此 类 主客 体 包 络 物 | 


的 形成 可 以 提高 客体 分 子 的 水 溢 性 或 
可 以 使 这 类 重要 分 子 得 到 进 一 


分 子 识别 | 
的 ， 每 个 样品 单位 在 各 次 抽样 时 被 抽 


步 纯 化 - 

FER SE charging current Ay OL 
Hi a) EP, RRS 
电流 从 加 在 一 起 ， 关 而 对 法 拉 第 电流 
的 测量 产生 干扰 性 的 影响 ; 

ABE sedimentation method 

J 4s GE Ag oh BE EC Pk. 可 
WEN Sh FB Sok MRA a 
中 ,提高 检 出 率 。 但 对 密度 略 大 于 
lg" em > FAD Dee Sa LAERE oh BB Me ee BR 
Site. OER is ARLE. Be 
DOSER. ACRE ROUDE AE 
淀 法 等 。 

BITRA egg-counting method 
ERARA RHA. AA 
大 体 瞧 寄生 虫 的 感染 度 ， 以 及 确 试 药 
物 疗 将 和 防治 效果 。 常 用 方法 有 定量 
WES PS RO.) BG AS RE i 
数 法 等 。 

重复 抽样 ”sampling with replace- 
ment 亦 称 放 辕 式 抽样 。 每 次 从 样品 
总 体 中 抽取 的 样品 单位 ， 经 检验 之 后 
又 再 放 回 总 体内 ， 和 贿 加 下 次 抽样 。 每 
该 抽样 时 总 体 中 样品 单位 数 是 不 变 


中 的 概率 是 相同 的 。 

重复 性 repeatability 在 同一 实验 
案由 同一 分 析 上 估 员 、 用 同一 分 析 仪 器 
与 方法 ， 对 同一 量 相继 进行 两 次 重复 
浏 其 时 ， 两 次 重复 测量 值 按 指 定 概率 
的 容许 差 。 只 进行 两 次 测量 时 ， 重 复 
PERL 表示 , r=1,% 7S, =2 835, 
如 果 进 行 了 = 次 重复 测量 ， 衡 量 nk 
重复 测量 精密 度 的 重复 性 7 = 4, S,, 
H, 196 ERREA 号 % 时 的 置信 
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系数 ; (25, ERRES MRAZE | 


的 标准 偏差 : S, 是 单 次 测量 的 标准 偏 
差 ; 上 为 对 测定 次 数 的 校正 系数 ， 可 


由 统计 书 和 手册 中 查 得 ,重复 性 用 来 | 


检查 重复 测量 的 精密 度 是 否 符 合 要 
求 ， 若 最 大 与 最 小 测量 值 之 差 值 小 于 
7 或 六 ， 则 认为 重复 测 其 的 精密 度 合 
格 ; 车 差 值 大 于 -或 内 ， 说 明 重 复 测 


He AE ERA. 

重 铬 酸 钊 法 potassium dichromate 
method — FPL) AERA CK, CrO, ) 
为 氧化 剂 的 氧化 还 原 滴 定 法 。 它 基于 
KCrO, 在 酸性 介质 中 与 还 原 剂 反应 ， : 
Cr, 0)” 被 还 原 为 Cn 

CrO +14H* +6e == 
2Cr°*+7H,O we = 1.33V 


BBE RAF SRE 
质 如 Fe * 、 环 境 化 学 耗 气 量 (COD) 
SHWE. H FERRARE Fe” 被 
PARS HEREN ERRE E. 
相对 于 用 高 镍 酸 钾 为 氧化 剂 的 滴定 法 
CRM EBA). 重 铬 酸 锦 法 县 有 
K,Cr,0, 易于 提纯 ， 可 由 直接 配制 标 
淮 溶液 标准 溶液 非常 稳定 和 因 氧 化 
能 力 稍 低 于 高 鳃 酸 年 ， 旭 使 在 Lmol - 
L 的 HG 中 也 不 与 器 -反应 ， 受 其 他 
还 原 性 物质 干扰 亦 较 少 等 优点 。 

重建 离子 流 名 谱 图 reconstructed 
ion chromatogram 由 质谱 数据 系统 将 
采集 储存 的 质谱 数据 按 不 同 需 求 进行 
处 理 ， 获 得 各 种 重建 的 图 谱 ， 如 不 同 
A ARABS OP LER (BP). 


RARER T RAAT TRL 


色谱 图 (EIC/SIC) 等 。 


BEE HA rebuild chromatogram 
SCH GC-FTIR 数据 而 重新 建立 的 色谱 
图 重建 色谱 图 的 方法 有 总 吸光 度 法 
(total integrated absorbance, TIA), 最 
A R 3 RE ( maximum absorbance 
construction, MAC), Gram-Schmidt 重 
建 法 ( Gram-Schmidt 
GSC) 和 吸光 度 Gram-Schmidt 重建 法 
{ absorbance Gram-Schmidt consiruction, 
AGS) 等 四 种 。TIA WAIT GC-MS 联 
机 中 的 总 离子 流 色谱 图 。 其 组 建 过 程 
与 官能 团 色谱 相似 。 所 不 同 的 是 TIA 
的 窗口 设置 很 宽 ， 以 使 各 类 化 合 物 的 
主要 红外 暖 收 尽 可 能 地 包括 其 中 ， 且 
- 般 是 在 色谱 运行 结束 后 ， 处 理 存 贮 
的 数据 得 到 的 , 可 以 取 较 多 的 数据 
点 。 这 种 方法 取得 的 色谱 信和 号 是 -… 个 
很 宽 波 数 范围 内 的 吸光 度 平均 值 ， 其 
ERER MAC RBH RO 
内 的 吸光 度 最 大 值 作为 色谱 信 生 ， 与 
TIA 相 比 ， 大 大 提高 了 信 噪 比 。GSC 
法 基于 Gram-Schmidt 矢量 正 交 化 法 ， 
从 十 涉 谱 数据 直接 取得 与 光 管 (相当 
于 红外 的 气体 池 } 中 愧 分 浓度 相关 的 
fe SE hy fh eg A, ACS 法 也 采用 
Gram-Schmidt 正 交 化 处 理 扣除 与 背景 
线性 相关 的 部 分 ， 以 取得 权 与 狠 分 相 
关 的 信号 作为 色谱 的 响 庶 。 但 是 它 处 
理 的 是 红外 吸光 度数 据 ， 而 不 是 干涉 
谱 数 据 。 

TAE recrystallization HRA 
FARRA E, BRIO AA, HR 
Jer MB APR a a fk 
种 过 程 ， 是 提纯 物质 的 一 种 方法 。 

重 排 反应 rearrangement reaction 


constnection , 
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在 质谱 中 ， 被 电离 的 样 师 分 子 可 能 同 
时 发 生 两 根 键 断裂 ， 并 产生 基 团 转 
H, 生成 新 的 结构 单元 离子 。 这 种 姿 
化 被 称 为 重 排 反应 。 最 常见 的 重 排 反 
度 是 经 六 元 环 或 四 元 环 过 小 迁 移 ， 失 
去 中 性 小 分 子 的 反应 。 

MAHER rearrangement ion ”在 质 
谱 分 析 中 ， 经 重 排 反 应 产生 的 离子 。 
在 重 排 时 ， 译 少 同时 涉及 两 根 化 学 键 
的 变化 . 伴随 有 原子 或 基 团 的 转 称 ， 
生成 了 原 化 合 物 不 存在 的 结构 单元 的 
离子 。 

PAM AF SH abstracted factor 
analysis ”因子 分 析 法 中 药 一 种 。 因 子 
分 析 是 一 种 多 元 统计 分 析 方 法 ， 通 过 
对 数据 进行 解析 ， 可 以 获得 影响 数据 
的 困 子 数目 。1970 年 J. Kankare 首 
次 将 该 法 用 于 分 析 测 试 中 ， 用 抽象 因 
子 分 析 法 解析 配 位 化 合 物 的 吸光 度数 
据 以 确定 体系 中 存在 的 吸光 物种 数 ， 
它 有 三 个 基本 操作 一 一 预备 、 复 原 和 
变换 。 遂 过 预备 和 复原 操作 只 能 得 到 
没有 明确 物理 与 化 学 意义 的 抽象 因 
F, 是 一 种 纯粹 的 数学 解 ， 需 再 通过 
目标 检验 或 抽象 旋转 操作 ， 将 抽象 的 
解 变 为 有 明确 物理 与 化 学 意义 的 实际 
解 ， 以 获得 真实 的 因子 。 

抽样 ”sampling JARE, MA 
研究 的 全 部 样品 中 抽取 一 部 分 类 让 单 
位 。 基 本 要 求 是 要 保证 所 抽取 的 样品 
单位 具有 充分 的 代表 人 性， 以 便 从 所 抽 
取 的 样品 单位 的 分 析 与 研究 结果 来 估 
计 与 推断 全 部 样品 的 特性 .这 是 科学 
试验 、 质 量 检 验 、 生 产 控制 、 社 会 调 
查 普 遍 采 用 的 一 种 经 济 而 有 效 的 研究 


方法 与 工作 方式 。 

抽样 检定 verification by sampling 
从 一 批 相同 的 计量 器 具 中 抽取 有 限 数 
量 的 样品 、 作 为 代表 该 批 计 量 器 有 具 所 
进行 的 一 种 检定 。 它 适用 于 数量 大 、 
结构 简单 或 性 能 可 靠 的 有 旦 没有 必要 对 
全 部 产品 逐个 进行 检定 的 情况 。 

抽样 检验 sampling test; sampling 
inspection ”又 称 抽样 检查 。 从 一 批 产 
品 中 随机 抽取 少量 产品 {样本 } 进行 
检验 ， 应 用 概率 统计 理论 由 检验 所 得 
到 的 产品 平均 质量 指标 去 估计 和 鹤 断 
被 检 的 该 批 产 品 { 总体) ESAR 
一 种 广泛 使 用 的 统计 方法 。 产 品质 量 
指标 是 指 产品 的 某 种 或 基 些 特征 ， 如 
有 将成 分 和 杂质 食量 、 醋 磨 性 、 有 效 
SURI. ARS. MRM 
的 目的 ， 分 为 抽样 控制 和 抽样 验收 。 
抽样 控制 是 在 生产 过 程 中 进行 质 样 检 
查 ， 考 察 产 品质 量 的 变化 趋势 ， 并 根 
据 其 变化 趋势 及 时 调整 生产 过 程 ， 预 
防 产品 质量 的 重大 波动 , 因此 ， 这 种 
抽样 检验 又 称 为 预防 性 抽样 检验 。 抽 
样 验收 是 对 成 品 进 行 抽查 ， 以 确定 已 
生产 的 产品 是 否 合格 ， 是 一 种 事后 抽 
样 检验 。 

PAPER sampling error HAE TT 
法 本 身 所 引起 的 误差 。 当 由 样品 总 体 
中 随机 抽样 时 ， 哪 些 样 春 被 抽 到 是 随 
机 的 ， 由 抽出 的 样本 所 得 到 的 质量 指 
标 x 与 总 体 的 质量 指标 jr 之 间 的 偏 
差 ， 称 为 实际 抽样 误差 。 当 样品 总 居 
很 大 时 ， 可 能 抽取 的 样本 很 多 ,没有 
必 变 列 出 所 有 的 实际 抽样 误差 ， 而 用 
平均 抽样 误差 来 表征 各 样本 的 实际 抽 
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样 误差 的 平均 水 平 。 

与 氧 层 破坏 监测 ozonosphere dam- 
age monitoring ”根据 国际 间 臭 气 层 保 
护 的 月 美 条 例 ， 它 监测 各 种 被 认为 可 
能 改变 臭 握 层 的 化 学 和 物理 特性 的 自 
然 和 人 类 来 源 的 化 学 物质 。 它 们 是 
(1) SRA, Mm CO, CO CH, 


非 甲烷 烃 类 物质 等 ; (2) SMR, 
如 N20、NO., 等 ; (3) PRR, 
如 CCL, CFCI(CFC-11)、 CF,Cl, 


{ CFC-12 ) ,CH,C!, CHF, Cl( CF C-22), 
CF3Br 等 ; (4) @ Sm, WH. 
H,0 等 。 

RRM HAR oone monitor 
analysis method “有 化 学 分 析 法 和 仪器 
分 析 法 两 种 。 化 学 分 析 法 是 利用 臭氧 
SPR AE AF RB e 
it. EEM, EK 3521m 处 进 
PHASE. Siksa TH. 

仪器 法 又 分 紫外 光度 法 和 化 学 发 光 
法 。 紫 外 光度 法 O, 分 析 仪 的 原理 是 
基于 0; 分 子 对 波长 254nm RSI 
HERR, HRW REM O, 
后 减弱 的 程 座 (j4)， 根 据 斋 伯 - 比 
尔 定律 求 出 0; 浓度 。 本 法 0, 分 析 仪 


RARA, LEA, AH, RR 


度 较 商 ， 适 于 低 浓度 O, 的 连续 测定 ， 
1x 10““ 内 有 良好 的 线性 ， 喧 应 很 快 。 
化 学 发 光 法 0, 分 析 仪 的 原理 是 基 
于 与 乙烯 的 气相 化 学 发 净 反 应 ， 
产生 敞 发 态 的 捉 醋 或 乙 二 醚 ， 当 激发 
态 的 分 于 返回 基态 时 发 出 一 定 能 量 的 
光 ， 所 发 出 光 的 强度 与 0; 的 浓度 是 
线性 关系 ， 从 而 测 出 0, 浓度 。 该 法 
灵敏 度 较 高 ， 在 较 广 的 范围 内 有 良好 


的 线性 关系 。 

出 现 能 量 appearance energy; AE 
在 质谱 中 能 够 产生 某 特 定 离子 (如 分 
于 离子 ,碎片 离 子 ， 多 价 离子 等 ) 的 
最 小 能 量 。 

出 现 温 度 appearance temperature 
在 石墨 炉 原子 吸收 光谱 分 析 中 开始 出 
现 原子 吸收 信号 的 最 低 泣 度 。 关 于 出 
现 温度 的 定义 ,文献 上 有 三 种 说 法 ; 
C1) FORE TF Ee ER EA, 
相 的 最 低温 度 ; (2) FE 0. 0044 吸 
光度 原子 吸收 信和 号 所 相应 的 温度 ; 
(3) PERRIER S TEER HT 
吸收 信号 所 相应 的 温度 。 它 取决 于 被 
测 元 素 的 化 学 形态 和 原子 化 器 的 表面 
人 性质， 也 与 实验 条 件 有 关 。 调 定 出 现 
温度 首先 必须 对 炉 温 进 行 标定 ， 其 次 
要 求 仪器 对 检测 微小 原子 吸收 信号 有 
足够 的 灵敏 度 和 准确 度 ， 并 有 良好 的 
校正 背 最 装置 以 区 分 背景 信和 号 与 原子 
吸收 信号。 它 是 一 个 重要 和 参数， 对 选 
BEB HRA RTL BE AR 
导 意 义 。 

出 血 时 间 bleeding time; BT 点 
肤 毛 细 血 管 被 刺 破 后 ， 血 液 自行 流出 
到 自行 止血 所 需要 的 时 间 。 出 血 时 间 
的 长 短 主要 受 血 小 板 的 数量 、 功 能 和 
毛细 血管 的 结构 、 功 能 的 影响 。 

触角 载体 tentacle supporte 通过 
ROARK AS. 在 无 机 物 或 有 机 票 
Me AR RHE WA" OR 
的 柔性 聚会 物 链 的 色谱 填料 。 对 分 离 
起 实质 作用 的 功能 基 团 分 布 在 伸展 的 
柔性 长 链 上 ， 避 兔 了 样品 分 子 与 固定 
相 之 阅 的 多 官能 绪 相 互 作用 所 让 起 的 


fE chuar 77 


生物 聚合 体 的 不 可 逆 构 象 变化 ， 和 样品 
分 子 在 固定 相 和 流动 相 之 向 的 转移 速 
率 也 大 大 加 快 ， 使 色谱 分 辨 率 明 最 提 


Hi. MA RA RAAT OL ， 
大 分 子 ， RATTLE | 


分 子 与 基质 表面 的 相互 作用 ， 即 减 小 
了 借 白 质 的 吸附 。 盘 角 载 体 已 被 用 于 
和 蛋白质、 糖 等 生物 太 分 子 的 分 离 
与 制备 。 

TFE RAW transfer coefficient X 
称 转移 系数 - 是 对 (活化 ) Beet 
称 性 的 量度 ， 也 是 促使 电化 学 反应 得 
以 进行 所 需 能 量 nEF ( 电 功 ) 的 一 
个 分 配 系数 ， 它 措 述 电极 电势 对 阳极 
皮 应 和 阴极 反 庶 影响 的 程 魔 ， 

fe tt Fh 
Ee PB A A 
改变 而 引起 的 干扰 。 试 小 中 无 机 盐 含 
量 的 增加 ， 引 起 试 液 黏度 的 增 大 ， 会 
使 试 液 提 升 量 减 少 , SERER 
x, SSR. ERA URA 
ALARM A tah, ERTE 
试 液 提升 最 增加 ， 气 溶胶 粒度 变 细 ， 
导致 分 析 信 号 增 大 。 传 输 干扰 对 各 元 
素 是 非 选择 性 的 ， 引 起 各 元 素 分 析 仿 
号 同时 增 大 或 减 小 。 消 除 干扰 的 常用 
方法 是 基体 匹配 ， 使 作为 参 比 的 标准 
溢 液 与 试 液 具 有 相同 的 物理 性 质 。 若 
难以 颌 到 大姓 匹配 ， 则 采用 标准 加 入 
法 分 析 试 液 。 WRA MEETER 
谱 仪 器 ， 可 以 使 用 内 标 法 分 析 斌 滚 ， 
以 消除 忧 输 干扰 。 

传 质 过 程 mass transfer processes 
当 电 荡 通 过 电化 学 池 时 ， 电 极 和 游 液 
界面 发 生 电 荷 转换 过 程 ， 消 耗 反应 


teansmit interference 


W, ERE. RERE 
EME. AM A EE B 
面 方向 传送 ， 产 物 则 从 电极 表面 向 溶 
液 方 向 传送 ， 这 种 物质 在 液 相 中 的 传 
送 称 为 传 质 过 程 。 

TERRE rate of mass transfer to a 
surface 单位 时 间 内 所 研究 的 物质 通 
过 垂直 于 电极 方向 的 单位 截面 
RHE. 

传 质 速 率 rate of mass transfer FA 
位 时 间 内 物质 传递 的 量 。 在 色谱 过 程 
中 ， 和 溶质 分 子 在 流动 相 和 固定 相 之 间 
进行 反复 多 次 的 分 配 以 达到 德 此 分 
离 。 分 配 过 程 伴随 着 质量 的 迁移 ， 由 
于 浓度 梯度 的 存在 ,潜质 分 子 就 会 由 
深度 高 的 一 要 转移 到 浓度 低 的 一 相 ， 
直到 两 相间 浓度 达到 平 稀 为止 ， 这 就 
是 所 谓 的 物质 传递 过 程 ， 由 于 这 种 传 
质 过 程 是 在 流体 中 进行 的 ， 因 此 传 质 
速率 与 流体 的 物理 性 质 和 流动 情况 等 
AR AK. 

传 质 阻力 resistance of mass trans- 
fe 指 在 色谱 过 程 中 阻碍 溶质 分 子 
在 两 相间 瞬时 达到 平衡 的 除 纵向 扩散 
外 的 所 有 因素 。 例 如 在 气 - 滚 色谱 中 ， 
[ea Se Se Ra ER AL, E 
ERIH, ERAA LMA 
厚度 不 均匀 ， 因 而 当 溶质 分 子 在 流动 
相 与 固定 相 之 间 不 断 出 入 时 ， 扩 散 所 
用 的 时 间 就 不 同 ， 尤 其 载体 表面 有 比 
较 多 的 毛细 深入 时， 上 述 现 象 更 为 严 
重 ， 因 而 溶质 分 子 的 质量 传递 过 程 受 
到 阻碍， 增加 了 传 质 阻力 ， 使 色谱 峰 
MK. SARA SHR. WRT KR 
RR. RIE. RARE A), 1 
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充 情况 等 有 关 。 

串联 质谱 法 tandem mass apec- 
trometry; MS/MS 及 称 为 贡 谱 -质谱 
法 。 是 利用 二 级 CMBR) 质谱 进 
行 分 离 的 一 种 质谱 检测 技术 ， 用 来 研 
帘 亚 稳 跃 迁 和 亚 撞 活化 解 离 进 行 有 机 
化 合 物 结构 鉴 定 以 及 混 人 台 物 分 析 的 方 
法 。 由 第 一 级 质谱 选择 某 一 特定 质量 
离子 作为 先驱 离子 (RT), ES 
二 级 质谱 中 ， 对 先驱 离子 裂解 生成 的 
子 府 子 进行 检测 ， 称 为 子 离子 扫描 。 
此 外， 还 有 和 母 离子 和 中 性 丢失 扫描 方 
式 等 。 

审 联 质谱 仪 tandem mass spec- 
trometer 将 两 个 或 两 个 以 上 质量 分 
Sr BRERA RAI. Me 
质谱 -质谱 仪 - …… 般 来 说 ， 审 联 质谱 
PARAZA: 时 间 串 联 质谱 仪 和 空间 
ARG. HERRERIA: 离子 
阱 质谱 ; 傅 里 叶 变 换 回 旋 共 振 质 谱 
R. 空间 串联 质谱 访 有 : C1) 扇形 
场 型 : HER (ERB) 和 电场 
《简称 E) 组 合 而 成 ， 如 BE, EBE, 
BEE, EBEB 等 ; (2) 三 级 四 极 型 : 
HSA BRK AUR CER Q) 组 
mM: (3) REN: Hew, pom 
杆 、 飞 行 时 间 (TOF) SS TRA 
配置 而 成 ， 如 QTOF, QQ-TOF, 
BEQQ, QEB 等 。 

WH window materials 凡 能 透 
过 一 定 波 眉 范围 的 材料 都 可 用 作 该 波 
段 范围 的 窗 片 材料 。 在 紫外 区 可 用 五 
英 做 窗 片 材料 ， 在 可 见 区 可 用 光学 琉 
PE OR, FELT SP SUE, A 
te. RER., ML. BU, 


feie. wite PEA E E R ZF a BL 
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料 的 要 求 是 易于 加 工 ， 抗 形变 ， 有 足 
够 的 强度 和 容易 清洗 。AgCl 可 用 于 
KAR., (BIB PERI AER, NaCl 及 
KBr 85) HG. AR RE. 
参见 红外 窗 片 材料 条 。 

@(O) BHE 
tion treatment ALARA ER, 

BENET RABE E vertically 
symmetrical plane grating mounting 这 
是 Ebert 最 早 担 出 的 一 种 平面 光栅 工 
作 装 置 ， 有 时 也 称 为 Eben 装置 。 其 
特点 是 人 人 射 狭 细 与 出 射 狭 链 (更 经 
党 是 光谱 感光 底版 相对 于 平面 光 
杜 处 于 上 、 下 对 称 布置 状态 。 垂 直 对 
称 平面 装置 由 于 光学 对 称 性 ， 在 构成 
单 色 仪 时 昔 差 可 抵消 ， 在 构成 摄 谱 仪 
时 对 光谱 版 中 心 的 中 间 滤 长 谱 线 在 善 
也 可 抵消 ， 因 此 垂直 对 称 平 面 光栅 站 
置 的 光谱 成 像 质量 是 较 好 的 。 这 种 装 
和 置 的 男 一 个 优点 是 没有 二 次 入 射 ， 
因而 杂 散 光 和 背景 强 讶 较 小 。 甜 直 
Met BRP a EAS E oak A He RR 
RSMAS, AarFRRA 
场 曲 会 造成 明显 的 谱 线 增 宽 、 降 低 
HEDRE, ERRA EPOE 
谱 仪 中 ,垂直 对 称 平面 光栅 装置 得 
到 广泛 的 应 用 。 

EBM vertical incision meth- 
od 用 手动 或 自动 积分 仪 测量 峰 面 积 
时 所 采用 的 一 种 近似 方法 。 对 于 两 个 
不 能 完全 分 元 峰 的 峰 面积 测定 ， 如 果 
两 相 邻 峰 的 峰 高 相差 不 大 时 【大 约 5 
倍 以 下 ) ， 可 采用 自 峰 谷 向 基线 作 垂 


window func- 
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EREI DIER EAA C FE | 


示 ) ， 分 别 积分 得 到 两 峰 的 峰 面 积 - 


HNN 


Eat 


垂直 播 摆 振 动 
EE BH BBA FA, 
Wl AAS ER denaturants of 
alcoho] products 酒 中 合 育 的 少量 能 
改变 其 品质 的 其 他 物质 ， 如 酸 类 、 酯 


wagging vibration 


类 、 高 级 醇 类 、 醛 类 等 。 由 于 生产 过 | 
程 不 合理 导致 的 和 甲醇、 高 级 醇 售 量 过 | 


高 ， 生 产 过 程 中 添加 的 物质 中 含有 
ie. 二氧化硫 ， 由 于 设备 引起 的 污染 
如 铬 等 ， 以 及 由 手 原料 品种 不 同时 还 
SARL, HIERIE EAE. 

PTR porcelain filter cruci- 
bjes ”一 种 用 于 过 滤 沉 证 的 容器 ， E 


CH) PPR. (HE) BRP HY 


SBMA RE, RRR ABER | 


滤器 。 

WHA magnetic specific heat 
RECEP ROCA, AE 
PHEHER2—, WARAH 
的 异常 现象 来 证 明和 研究 物质 的 磁 有 
Fi. RA Rn, TERRE 
PRE RRA, WERNERA 
RASA, ， 此 时 物质 的 彤 为 零 。 随 
着 温度 的 升 高 ， 增 加 的 热能 与 自 旋 交 
换 能 相 抗 争 ， 引 起 磁 有 序 程度 碱 少 ， 
即 自 旋 之 问 的 相关 性 减 小 ， 磁 系统 的 


搞 增 加 ， 也 就 是 说 磁 有 序 程 度 的 减少 
对 比 热 应 有 一 定 的 资 献 。 在 理论 上 ， 
随 着 湿度 具 低 于 居 里 温度 T, AHAB 
于 了 . 的 过 程 中 ， 比 热 容 平滑 此 增加 ， 
HER T, LARRARTE, 


| 这 是 因为 在 温度 高 主 和 时， 不 再 有 


任何 磁 有 序 出 更 ， 没 有 获得 箭 值 增 
大 。 品 然 辜 比 热 容 会 受到 磁场 的 影 
响 。 对 于 短程 有 序 的 ， 如 具有 零 场 分 
SBT. ACA RSE AUR 


| 等 , tS a BR be PS PEREN 


Ro LAC ATAR E 
也 可 能 对 比热容 有 贡献 。 

磁场 偏转 magnetic field deflection 
氛 一 定 速度 运动 的 带电 粒子 进入 柄 场 
Ja, ea HERA) 的 作用 
TF. Hie asuk ewe, EEIE 
a, PARAR. EETA 
量 天 小 不 同 ， 发 生 人 篇 转 的 程度 也 不 
同 ， 根 据 这 个 原理 ， 可 以 将 进 人 磁场 


;的 不 同 盾 茶 比 (m/z) 的 离子 
有 一 个 多 孔 的 素 烧 党 诡 ， 主 要 用 于 强 | 


分 离开 。 

MSA magnetic field scan 以 
一 定 速度 运动 的 离子 进 人 磁场 后 ， 其 
运动 行为 可 以 请 下 式 描述 。 


2 
m 48I x10 EE 
z F 


HP, m 是 离子 质量 ; : aA, 下 
RF RE; B 是 磁场 强度 ; r 
是 离子 运动 圆周 半径 。 当 加 速 电压 ¥ 
和 半径 + EER, BR Rede Te BE OT ek 
得 不 周 mz OMT. BRE. 

BES HR magnetic equivalent nu- 
clei 分 子 中 北 学 等 同 的 一 组 核对 组 
外 任何 一 个 磁性 核 都 具有 相同 的 灰 合 
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常数 ， 则 这 组 化 学 等 同 核 彼此 磁 等 
ft, FARRAH RR, URES A 
B. RMR OMe E, m 
化 学 等 问 核 在 大 多 数 场合 中 不 -…- 定 是 
1 F 

‘cal 分 子 中 两 个 
H 下 
H 核 与 两 个 上 核 都 分 别 是 化 学 等 同 
校 ， 国 为 通过 泳 分 子 的 二 重 轴 或 镜面 
作对 称 操 作 后 ， 分 子 复 元 ， 但 这 两 个 
H (RP 都 是 磁 不 等 间 核 ， 因 它们 
对 指定 的 某 F CoH) KRE, A 
PM A Pa Fh, HS 
数 不 等 。 

磁 惑 应 强度 intensity of magnetiza- 
tion ”是 在 介质 中 的 磁场 强度 。 措 给 
定 的 外 如 电流 所 产生 的 沂 疝 磁场 强度 
天 与 介质 中 被 磁化 物质 所 产生 的 磁 
HRE Ao Al: B=H+H', 其 
ART, EARE PAN 
拉 (Tesa) BR, 记 凡 T, IT = 
10Gs。 核 磁 共振 中 所 说 的 磁场 强度 
FBTR PHS Be, BNR 
强度 了。 

WHE susceptibility i WH REE 
强度 M 与 磁场 强度 成 正比 美 系 

M =y, EHAA y 叫做 磁化 率 。 大 
多 数 的 各 向 间 性 物质 的 磁化 率 为 常 
数 ， 而 各 向 异性 物质 的 磁化 率 为 2 阶 
张 量 。 顺 磁 物 质 的 硫化 率 是 10 3 ~ 
地 左右 的 正 值 ， 反 铁 太 体 的 磁化 率 
是 10 左右 的 负 值 ， 而 铁 磁 体 的 磁化 
率 随 磁场 强度 而 变化 。 顺 磁 物 质 的 磁 
化 率 与 温度 的 关系 满足 届时 规则 。 

Wi 40 55 Bt G5 i = magnetization 


HEF FF 


PFT-NMR 实验 中 核 的 
磁化 矢量 在 脉冲 的 作用 后 应 等 待 … 个 
时 间 ， 让 磁化 矢 基 恢复 到 原始 状态 ， 
以 倒 使 核 体系 接受 下 一 次 脉冲 的 作用 
后 仍 能 疾 得 最 大 信和 号。 这 个 等 待 时 间 
《实验 中 就 是 脉冲 问 鲍 时 间 ) 取决 于 
核 的 弛 隙 时 间 TT ， 不 同等 待 时 间 下 
体系 磁化 强度 恢复 到 原始 状态 百分率 
不 同 。 在 测试 成 样 时 ， 要 根据 试 样 中 
PRAT i) T 选择 合适 的 倾倒 角 
和 驴 冲 间 踊 时间， 以 恒 在 较 短 时 得 内 
获得 最 高 信 噪 比 的 图 谐 。 

MH magnetization vector H, 
宏观 磁化 强度 矢量 条 。 

磷 化 矢量 生 直 分 量 vertical compo- 
TL ELE Se He 


recovery rale 


nent of magnetization 
行 分 量 条 。 
磁化 矢量 平行 分 量 。 parallel com- 
ponent of magnetization 磁场 中 核 自 
旋 体 系 处 于 热平衡 态 时 ， 体 系 磁化 矢 
BN M,, EMS RIED TEH -A 
方向 ， 记 为 M, =M, =M, SRE 
旋 体 系 爱 到 某 种 外 界 作用 ， 如 射频 场 
作用 ， 磁 化 矢量 随 邵 坊 离 其 平衡 位 置 
{z 方 向 )， 这 时 M,=M,, < Mo M, 
E M, 在 z 轴 上 的 投影 。 这 个 磁化 矢 
量 分 量 平行 于 磁场 方向 也 称 为 磁化 矢 
基 平 行 分 量 M,, 而 M ERAT: 
轴 的 条 平面 内 的 投影 便 称 为 磁化 矢 
BEATE M,. ARE RAT ER 
态 时 各 个 核 自 旋 的 进 动 相 位 是 无 英 
A, WAM, =0, SENEN 
时 ,上 太 ,0。 此 时 核 自 族 的 进 动 具 
ARE, FAC RRR 
时 间 7, 蛮 化 。 因 此 7, 有 时 也 称 为 自 
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旋 - 自 旋 相 位 沁 忆 时 间 。 

磁化 转移 magnetization transfer 单 
量子 相 十 之 间 的 转移 , RAR ILE 
移 。 参 见 相 干 转移 条 , 

MMT RM magnetic quantum tum- 
ber 描述 微观 粒子 在 外 加 磁场 下 行 
AY EAR. U m ea. TEP 
Ins FAET APUA A EA 
旋 角 动 基 具有 各 各 特定 的 方向 ， 即 在 
SPRE z Ai LAHE B ER AER 
连续 的 数值 m，m 上 妈 为 磁 基 子 数 。 

轨道 角 动 量 的 分 量 二 =m a, 
ma=i,f-l.--,—(f-1}, -l4 B+ 
1 个 值 , Sp n= 

BRIE H ah S, = mA, 
m, = + 方 ，- 小 。 取 两 个 值 。 下 标 s 
标记 电子 的 自 旋 运动 ， 

核 自 旋 角 动量 的 分 量 P= mj 
m= (1), -L RU 
+1 个 值 ,下 标 f 标 记 核 的 自 旋 运 动 。 

REF magnetic dipole 电子 
SR FRM MST + PRR. E 
子 、 质 子 、 中 子 等 基本 粒子 以 及 各 种 
原子 核 具有 自 旋 运动 ， 会 产生 自 话 磁 
和 矩 。 这 些 磁 秆 的 线 度 本 身 很 小 ， 因 此 
实际 上 它们 就 像 一 个 具有 南北 极 的 磁 
TH, BRE., RE 
的 磁 子 ， 称 为 磁 偶 极 子 。 

RKE magnetic balance ”用 于 测 
ERA ER O) AREER 
BE (M) 的 实验 仪器 。 一 般 情 况 下 ， 
特 指法 拉 第 天 平 。 其 基本 原理 是 : 用 
电磁 铁 产生 沿 紧 直方 向 (z 方向 ) 具 


有 梯度 的 磁场 豆 (磁场 自 上 而 于 逐 
渐变 强 ) ， 磁 天 平 的 一 臂 放 有 在 码 ， 
另 一 璧 用 组 线 将 样品 挂 在 下 端 ， 放 人 


| 梯度 磁场 中 进行 称 量 。 如 磁场 强度 为 
H, 磁场 梯度 为 宇 , 样 品 的 体积 为 +， 


向 下 控 样 品 的 作用 力 列 为 示 y 
KFD em REI, BES 


p SO FD 相等。 如 用 磁 天 平 测定 


这 个 力 的 大 小 ， 就 能 算出 yx HM. 

Rei ERE flux stabilizer =p HS 
BR. RK A AR 3 部 
SHR. BAN EHR, Re 
在 溢 磋 极 之 间 ， 当 磁场 发 生变 化 时 会 
产生 感 生 电 动 势 a:， 它 正比 于 线圈 古 
MON 及 通过 线圈 的 磁 通 生 对 时 间 的 


变化 率 听 这 个 感 生 电 动 势 由 磁 通 


放大 器 经 养分 放 太 后 分 成 两 路 ，.…… 路 
加 到 补偿 线圈 上 ， 产 生 一 个 变化 方向 
相反 的 磁场 ， 用 以 抵消 这 个 磁场 的 变 
化 ; 5 — Pe Mr DT) eS oe A 
al, FLAPS RAL HE, MSE 
完全 补偿 。 对 于 磁场 起 优 较 大 的 快 变 
化 ， 磁 通 稳 定 器 能 起 很 好 的 稳定 作 
用 ， 通 常 可 将 磁场 稳定 度 提 高 2 个 数 
HR, HS) 10° ~ 10 数量级。 对 
FRR AR hee ei RE 
要 用 场 - 频 联 铂 装 置 。 

HEIN magnetic saturation $k 
WE A EA RR E, aE 
Beh, DAF RASHES G a FE 
行 ， 因 而 具有 磁性 。 但 各 磁 畦 的 排列 
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方向 则 是 混乱 的 ， 因 此 在 没有 外 扣 磁 
场 时 或 未 矿 化 前 ， 尽 管 各 磁 团 其 有 伐 
TE, FREAD RRSP EEE TE 
外 磁场 作用 下 ， 各 磁 畴 的 磁化 方向 与 
外 磁场 方向 趋 于 -- 致 ， 从 而 使 厂 感 应 
强度 得 以 增强 。 随 着 外 场 增强 ， 磁 暑 
的 磁化 方向 也 越 赵 接 近 外 磁场 方向 ， 
最 终 ， 所 有 磁 畴 都 转 到 与 外 磁场 一 臻 
的 方向 ， 磁 感 褒 强 度 达 到 最 大 值 ， 此 
后 再 增强 外 磁场 ， 伐 感应 强度 已 未 再 
增 太 ， 这 种 现象 称 为 磁性 饱和 。 电 磁 
忽 的 核磁 共振 仪 遂 常 其 磁体 的 强度 使 
质子 共振 频率 限于 LOOMHz, SER RK 
体 的 磁性 饱和 直接 有 关 ， 若 要 再 提高 
磁体 的 场 强 应 有 来 用 超 导 磁 体 。 

磁性 核 的 相对 可 接受 度 relative 
receptivity of magnetic nuclei AIR Hi 
划分 NMR PRES REE HED Be BY 
标志 。 在 固定 外 磁场 强度 时 ，NMRK 
信和 号 强 订正 比 于 7 NICE +1) Ne 
BAXMRKAER, (HR ARET 
数 。 因 此， 可 以 'H(p) MP C(C) WAR 
ME, 定义 册 种 可 接受 度 
iYx | . Nedr Cy +1) 

y,\ NEC +1) 
; . Nyy Uy +1) 

Nede le +1) 
人 们 可 接点 分 成 三 类 : ER CN > 
90%), "PARR (10% <N<90%), 
WR CN<10%). APE ERE y 


分 为 三 类 : 磁性 强 核 { 1 >10), 


10’ 
性 性 中 等 核 {(25 < 2 <10), A 


taR (<2. 5). 在 NMR 中 ， 


了 = 六 的 核 -一般 较 i> EATS, 
PAL T= ey E 0, A 


RR. T= LABOR, Ba 


性 的 丰 核 是 'H."“F"P 是 最 易 研究 
H, MAREK. HT 


7> 的 核 则 由 于 核电 四 极 矩 的 影响 ， 


强烈 地 依赖 于 核 所 在 分 子 中 的 环境 ， 
对 称 性 高 的 核 ， 线 宽 可 能 较 罕 ， 较 易 
研究 ， 否 则 谱 线 可 能 大 为 加 宽 而 难于 
研究 。 

磁性 强 核 strong magnetic nuclei 
TE PAE She PREG y 相对 比较 大 的 
ERR. PEER A NT OT eS 
比较 大 ， 因 此 较 容 易 研究 ， 最 常见 前 
REAM RR A'HUF UPS, B 
LEE EAS HB TT A A 
HES weak magnetic nuclei 
EREHE RERE y 相对 比较 小 的 
REM. MER Kas fae a RS 
比较 小 ， 因 此 较 难 研究 、 最 常见 的 磁 
人 性 弱 核 的 核 素 育 ”S, Zn,” Fe, "Mo, 
0s 等。 参见 磁性 校 的 相对 可 拉 
ZER. 

磁性 微 球 分 高 技术 aeparation 
technology with magnetic micro-beads 
近年 来 发 展 起 来 的 一 种 新 分 离 技 术 。 
它 是 将 起 捕 提 作用 竟 生 化 物 连接 于 磁 
性 微 妹 上 ， 同 时 ， 利 用 该 生化 物 与 补 
滑 样 品 中 另 一 生物 分 子 之 间 特 异性 与 
SRA. MAK, Soa 
作用 , 抗体、 抗原 相互 作用 以 及 
DNA 之 间 的 杂交 作用 等 ， 将 要 分 离 
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或 富 集 的 分 子 捕捉 到 磁性 微 球 上 . 下 | 


通过 磁性 分 离 以 达到 分 离 纯 化 之 日 


的 ， 用 于 细胞 分 离 ， 基 因 操 作 ， 免 疫 | 


分 析 受 辕 定 化 戎 等 诸多 领域 。 磁 性 微 
BRAIN A. AA A HH A NH, 水 或 
NaOH 至 Fet 和 Fe?’ 溶液 中 ， 生 成 
Fe, 0, H,O 晶体 ， 此 晶体 经 加 热 熟 
EZE., WR RA a EN Fe 0... 
控制 温度 、pH 值 及 Fe 一 “Fe “的 比 
例 ， 可 获得 几 纳 米 至 几 微 米 的 磁性 微 
粒 。 此 种 微粒 吕 以 直接 与 生物 分 子 连 
接 。 也 可 以 通过 包 复 一 层 聚 合 物 外 壳 
并 进行 表面 功能 化 ， 然 后 再 与 生物 分 
子 连 接 。 通 常 表面 功能 化 基 团 为 所 
A. MRE, MENRE, TINE 
化 剂 存在 于 ， 这 些 功能 化 基 团 可 与 生 
物 分 子 中 氨基 连接 。 包 复课 合 物 的 磁 
性 微 球 通常 可 较 好 地 里 浮 于 反应 体系 
中 ， 以 使 捕 提 被 测 样 郧 中 生物 分 子 、 
又 因 其 共有 软 磁 性 ， 加 人 外 加 磁场 后 
TREHAN, BDF 
一 步 的 检测 , 

WERE  gyromagnetic ratio 也 称 
回 磁 比 ， 旋 磁 比 。 微 观 粒子 某 种 运动 
Pee SAAR Sh. iLL 


道 磁 旋 比 


aM _ Be 
7 一 一 ii 


AP, a JETER; | 为 电子 
轨道 角 基 子 数 ; 8. HRMS; A= 


Š. 电子 自 施 磁 旋 比 y= 生 -= 
T S 


Z. u AE THREE, HE 


i 


1 
i 
i 


子 自 旋 量 子 数 。 电 子 总 磁 旋 比 


式 中 , e, VBP SM, /为 电子 总 
角 量 子 数 。 电 子 磁 矩 与 角 动 量 方向 相 
RR, SEL a A ia AE, ARR 
Mig ARM, E TREE ye 为 负 。 


核磁 旋 比 y = 党 =， 是 核 


的 基本 特性 。 其 中 jg 是 核 的 自 族 磁 
E, P 是 核 的 自 旋 角 动 量 ，g 是 核 
的 核 朗 德 因子 。 它 取决 于 原子 核 内 部 
芍 结构 与 组 成 它 的 基本 粒子 质子 、 中 
TE, PERRA yn SH, BALE 
有 负 ， 大 多 数 核 为 正 值 。 如 'H(p) 为 
26. 7519(10 rad - TO + s` BHRI). 

A= AR magnetic circular 
dichroic absorption; MCDA i i] — 
ft SRA RE RA RS A 
应 。 在 磁场 中 ， 分 子 的 基态 或 【和 ) 
激发 态 的 简 并 被 解除 ， 使 堪 贺 偏振 光 
和 右 圆 偏 振 光 的 共振 吸收 频率 不 同 ， 
从 看 使 它们 的 吸收 曲线 和 色散 曲线 相 
互 错 开 。 这 导致 两 种 效应 : -EEA 
过 介质 的 平面 偏振 光 的 偏振 面 旋转 ， 


y， 其 量 网 为 rad + T-' . s-!。 ee, | 产生 法 拉 第 效应 ( 磁 致 旋光 ) ;二 是 使 


介质 对 一 定 频率 的 左 男 和 右 圆 护 振 光 
的 吸收 率 不 同 ,产生 磁 图 二 色 性 。 两 
种 效应 总 是 同时 出 现 ,但 法 拉 第 效应 
对 所 有 波长 的 光 都 存在 , 而 注 回 二 色 
性 只 在 吸收 峰 附近 才 曼 示 出 来 。 碰 加 
二 色 吸 收 就 是 测定 物质 分 别 吸收 一 定 
BE A Ac rR ET IE BE 
之 差 或 吸收 系数 之 差 。 因 为 磁 图 二 色 
吸收 测量 的 蚌 吸 光度 (或 吸收 系数 ) 
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的 差 值 ,具有 很 高 灵敏 座 , 用 普通 的 吸 | 
收 光 谱 方 法 无 法 分 辨 的 塞 曼 裂 分 ,可 | 


LAERA ERAR OE 

FER KE = magnetic optical rota- 
tion; MOR 如 果 磁 场 中 的 物质 是 透 
明 药 ， 它 将 悟 平行 于 磁场 人 射 的 线 偏 
据 光 的 偏振 面 发 生 旋转 ， 这 就 是 磁 致 
旋光 ， 也 称 为 法 拉 第 效应 。 旋 转角 o 
与 透明 材料 的 性 质 . 长 度 工 及 磁场 强 
REEK, 它们 之 间 的 关系 可 表示 
为 a=plH， 式 中 , p 称 为 费 尔 德 常 
数 ， 它 是 出 材料 的 性 质 闫 定 的 。 因 此 
利用 这 个 关系 ， 可 以 根据 洞 定 通过 光 
的 访 振 面 旋转 角 来 测定 磁场 。 对 于 铁 
磁性 金属 薄膜 ， 用 磁化 强度 M 代替 
磁场 强度 H, EENE 
立 。 泣 致 旋光 与 自然 旋光 不 局 ， 即 使 
光 的 入 射 方向 相反 ， 旋 转 方向 不 发 生 
变化 。 因 此 人 射 光 在 介质 中 反射 后 ， 
反射 光 的 旋转 角 变 为 22. 20AN 
ZEREZ. 

eB secondary electron; SE 
在 人 射电 子 的 作用 下 ， 从 固体 样品 中 
出 射 的 ， 能 量 在 和 ~ 39ey 的 电子 。 主 
要 来 自 样 品 表面 县 下 部 总 5 ~ 5nm 深 
度 之 间 ， 其 最 大 特点 是 对 样品 的 表面 
REB, THERY, Fes} aK 
好 以 及 像 的 空间 分 状 率 高 。 次 级 电子 
的 组 成 比较 复杂 ， 有 能 量 损 失 的 俄 点 
电子 ， 也 有 经 非 弹 性 散射 栅 失 能 量 的 
各 种 电子 。 利 用 次 级 电子 可 以 进行 样 
品 的 表面 形 瑶 观察 ， 即 次 级 电子 像 。 
KAS MMB secondary elec- 
tron detector HE Pia Siow Oh 
统 的 一 部 分 。 其 作用 是 检测 样品 在 人 


射电 子 作 用 下 产生 的 次 组 电子 信和 号， 
然后 经 视频 放大 ， 作 为 显 像 系 统 的 调 
制 信号 。 通 常 采用 内 烽 计 数 器 ， 检 测 
a BA hb i. 

WEFR secondary electron im- 
age ”用 电子 束 对 样品 表面 的 某 一 区 
域 进行 扫描 ， 同 时 用 探测 到 的 次 级 电 
子 信号 调节 与 上 述 扫 措 同步 的 阳极 射 
线 管 的 亮度 ， 得 到 样品 的 表面 形态 的 
ADR. TARAS RR 
电子 产 率 的 差异 ， 从 而 产生 次 级 电子 
像 的 衬 度 。 

ARETA secondary ion mass 
spectrometry; SIMS 利用 初级 离子 来 
秦 击 样品 表面 ， 使 得 样品 表面 的 部 分 
头子 离子 化 形成 次 级 调子 ， 再 用 质谱 
侈 来 测量 从 轰 上 射出 的 次 级 元 子 质 荷 
比 的 技术 。 次 级 离子 质谱 测量 的 是 粒 
子 质量 .因此 可 以 分 析 所 有 的 元 素 。 
虫 于 离子 化 过 程 的 复杂 性 和 重复 性 差 
F, 次 级 离子 质谱 的 定量 很 困难 。 但 
由 于 质量 的 惟一 性 ， 其 定性 分 析 比 较 
容易 ， 并 具有 很 高 的 检测 灵敏 诬 ， 是 
目前 最 灵敏 的 表面 分 析 手 段 。 根 据 所 
使 用 的 技术 差别 可 分 为 动态 次 级 离子 
质谱 法 、 静 态 次 级 离子 质谱 法 和 次 级 
中 性 粒子 质谱 法 。 次 级 离子 质谱 法 主 
要 用 于 金属 、 陶 次 和 半导体 材料 等 固 
体 样品 的 表面 徽 区 和 一 定 深 度 的 成 分 
分 析 ， 志 可 用 来 分 析 有 机 物 。 在 测定 
有 机 化 合 物 时 ， 通常 将 样品 与 液体 基 
i (如 甘油 等 ) 混合 ， 再 用 一 次 离 
TEE., EERST, ARAA 
体 次 级 离子 质谱 法 。 


次 级 OX HE secondary X-ray 
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fluorescence ”以 能 基 足 够 高 的 XX 射线 
照射 样品 而 激发 出 的 X 射线 荧光 称 
为 次 级 K 射线 荧光 ， 记 录 和 分 析 次 
级 和 射线 荣光 光谱 ， 以 测定 样品 化 
学 成 分 的 分 析 方 法 . BRAUER X Bt 
线 荧光 光谱 法 ， 

MR X 射线 荧光 光谱 法 secondary 
X-ray fluorescence spectrometry KA X 
TERRA REA. ia aT AT ee mY 
次 级 义 射线 菊 光 光谱 ， 以 测定 样品 
化 学 成 分 的 分 析 方 法 。 人 射 的 和 射 
线 既 可 以 是 单 色 的 特征 谱 线 以 激发 样 
品 中 特定 丈 素 指定 谱系 的 特征 谱 线 ; 
也 可 以 是 多 色 的 连续 光谱 以 激发 问 - 
样品 中 的 不 阿 元 素 。 与 使 用 电子 束 的 
原 级 微 发 力 式 相 比 ， 这 种 激发 方式 其 
AUP OLE: Ek RA: 样品 状 
ERARE, BPO Bp aR EK 
等 均 可 直接 测定 ; 不 涉 太 高 真空 操 
fe. BERTE, AEREE, A 
于 太 基 样品 的 例 行 分 析 ; Ape Ht 
引起 的 本 底 奖 光 强 度 低 ， 具 有 较 高 的 
峰 缘 比 。 因 而 常规 的 X 射线 荧光 光 
谱 分 析 几 乎 都 采用 这 种 激发 方式 。 


HERE determination of crude | 


fiber 用 热 的 稀 硫 酸 水 解除 去 样品 中 
的 情 、 淀 粉 ， 果 胶 和 半 纤 维 素 等 ， 再 
FRA ALORA A. NBR, 9 
ACC MRAERT. BERR 
余 的 脂肪 ， 所 得 的 残 污 为 粗 纤 维 察 ， 
无 机 物 会 基 可 经 忒 化 后 扣除 ， 此 法 为 
WAHAB RE WEAK, Ee 
过 程 中 ， 由 于 碱 洗 造成 纤维 素 、 半 纤 
HER. ATR SRE, WIRES 
FRE BLE, UR Ay 50% ~ 


80% ， 为 此 提出 膳食 纤维 素 的 概念 。 
腾 盒 纤维 素 包括 构成 细胞 辟 的 多 糖 类 
PSE Fa ARR AD POR A., RR Ba 
m2, Bl A] Van Soest 法 分 别 测定 中 
性 洗涤 纤维 (NDF), PERE PROT HE 
(ADF) 、ADF- 林 质 素 ， 也 可 几 South- 
gale 法 依次 测定 淀粉 、 水 溶性 非 纤维 


. 素 、 水 不 深 性 纤维 素 (十 要 是 半 红 


SR). AMER. RIK, WHERE 
AB, 但 是 速度 很 慢 。 参见 Southgate 
改良 法 条 ， 

HAHAE determination of crude 
fa 食品 中 的 脂 类 主要 指 脂肪 ( 甘 
HSA) 和 一 些 类 脂 ， 包 括 脂肪 
RB. SEG. ER. HRZ., JE 
肪 的 测定 方法 很 多 ， 有 索 氏 抽 提 法 、 
酸 水 解法 、 罗 紫 - 哥 特 里 法 、 巴 布 科 
TRA, EDERE., M-P RR 
i. BRAE., BRR. 
ae aE. ER. Pri 
法 、 电 测 法 、 近 红外 光谱 法 
(ADAC) 、 和 核磁 共振 法 等 。 可 采用 低 
沸点 有 机 溶剂 直接 提取 游离 脂肪 ， 用 
酸 碱 洲 液 破坏 碳水 化 合 物 和 蛋白质， 
用 洲 剂 提取 结合 态 脂肪 ， 最 常用 的 提 
RENEZ, TIRAM- P A. 
AIGA DENER, BR SH 
WARS, GATE AM. ER. TT 
Alt RRS ASL. BR. A 
AR. RE. CE, ARPS HEHE AE Re A, 
D、E、K、 酸 和 酮 等 儿 种 淋 质 都 被 提 
取出 来 ， 所 以 称 为 “ 粗 脂 肪 ”. 

EK SRB 
temperature phosphorimetry; Q-RTP 


quenched room 


| Fe jC EE AR ah 


& cu eH 


充 的 -- RA SRBC HE. EE 
HEHA CORP) 与 某 种 发 光 
体 【 如 联 乙 酰 的 激发 三 线 态 作 用 ， 
度 来 实现 分 析 物 的 定量 测定 的 ， 被 狐 
KHA ER CAR AR AY RTP 信号， 
也 可 以 是 所 产生 的 SRTP fA Fo 

% cluster 由 两 个 以 上 有 限 个 原 
子 或 分 子 形成 的 集合 体 ， 是 构成 超 分 
子 结构 单元 的 一 种 ， 大 小 介 于 原子 、 
分 子 和 国体 结 晴 之 问 。 和 多 个 原 子 或 分 
子 由 于 种 种 原因 形成 艇 ， 如 由 范 德 华 
TERATE. SRR. Re Re 
LBS Vea wes. BRR 
Ale, BAHETRA TES 
FRETE. MAE 3 ER Hg 
AARG Ae ir RH 
BTR. 

SMM massive-cluster impact 
ionization; MCI 质谱 分 析 中 ， 用 
10 -~ 20kV 电压 将 粒 径 大 小 为 
0.01jpm、 质 量 在 10° DAE RYE 
粒 与 质子 附加 数 在 数 十 至 数 百 的 再 三 
SRA T nk, Rib 
RARER, Mine Ret. # 
旧制 符 法 与 快 诛 子 奢 击 电离 相同 。 参 
ARRF ERM. 

NF cluster ion 质谱 图 中 一 
类 离子 的 统称 。 数 个 分 子 M RA 
FARB WSF RIE A RE 
RAR BH, HUM, A, A,B, 
(a, me2) 3. HPA t i EE 
DAR AT. Bean, Mt, M7, 
(M,+H]*, [M,- H] -等 。 

ee BH 


catalyzed chemilumines- 


cence 在 具有 催化 锋 性 的 材料 故 面 
发 生 众 化 把 应 而 产生 的 发 光 。 如 一 氧 
化 磁 在 二 所 化 针 表 而 作用 时 可 观察 到 
强烈 的 催化 发 光 现 象 。 最 近 发 现 一 些 
纳米 材料 具有 强烈 的 催化 发 兴 作 用 ， 
提 此 可 设计 以 纳米 材料 为 敏 丰 元件 的 
ELL HERR 

催化 反应 catalytic reaction LAR 
RAAH- ET ae BE, 
电极 表面 的 反应 物 由 扩散 各 化 学 反应 
KARE, PRP ACT RS 
RRA Be. FRE ae AT ea 


At ne = B 


Bazal 
kn 
AF, 2 为 参加 化 学 反应 而 无 电极 反 
应 的 物质 ; k. k, WE. REŽE 
应 速率 常数 。 

Miik catalytic hydrogen wave 
由 于 所 元 子 在 未 电极 上 有 很 天 的 超 电 
fz, RRMA AT Ae, 
其 能 降低 握 的 超 电 位 ， 使 氢 离 子 在 比 
JE ft SK AES fe PR, ERE 
HAR. PLA RR eR, 
-一 般 可 达 10 ~ 108 mol e L, 有 
时 可 达 10 ~ 107" mol . 工 - ;选择 
性 比较 好 ; 往往 具有 吸附 性 ， 极 谱 波 
BEBE. WHF EAT MARL 
TAHE. 

FEE MI catalytic (gas) chro- 
matography 是 指数 反应 器 作为 色谱 
柱 的 一 种 气相 色谱 法 。 用 催化 剂 民 赫 
色谱 柱 中 用 于 分 离 的 面 定 相 , 以 脉冲 
方式 将 反应 物 引 人 载 气 流 或 可 接 以 友 


cul &7 


ex 


应 物 作 流 动 析 , 利用 所 得 到 的 色谱 图 
对 反应 物 和 产物 进行 定性 和 定量 分 
术 。 目 的 是 研究 催化 反应 的 基 元 步 
又. 物质 的 吸附 ,催化 反应 过 程 .反应 
程度 和 反应 动力 学 等 。 用 于 催化 剂 和 
载体 表面 性 质 研究 及 催化 反应 物 分 析 
的 色 潜 方法 ,不 属 此 列 。 

催化 褪色 分 光 光 度 法 catalytical 
discoloring spectrophotometry -种 基 
于 被 测 组 分 对 某 个 褪色 反应 的 催化 作 
用 《加 速 、 或 抑制 褪色 过 程 ) ， 科 用 
一 定 条 件 ORB. RRS) 下 
如 和 被 测 组 分 前 、 后 吸光 度 的 差 值 与 
被 测 组 分 含量 的 关系 进行 测定 的 方 
法 。 例 如 ， 利 用 氮 氧 化 钠 介 质 中 ， 钻 
C) fete Att A Bt 5- 省 水 杨 
FER ICANT EAM CEM. OT AP 
REAME, 

Æ pE elution-extracting resins 
BUS CM ZEA AA, HÆ 
ALEK, HARRA 
MSR. EK. SITE AY 
不 同 之 处 在 于: 其 制作 方法 是 基于 悬 
FRORA, MERREM 
BACK RRA, RER 
TAR CESS A EER A 
物 中 点 5% ~ l0% EA. BERR 
FR, OT Fe AS ERA 8 A A BRAK, 
也 可 以 用 几 种 芋 取 剂 的 混合 物 ， 如 三 
于 基 氧 腾 和 三 辛 基 氧 区 。 它 是 大 和 孔 结 
构 ， 每 一 粒 芋 淋 树脂 是 由 许 许多 凶 微 
珠 球 相互 牢固 地 联结 而 成 ， 微 珠 球 之 
间 的 空 院 被 吸附 的 活性 物质 ( 茶 取 


剂 ) 所 充满 , 谁 密度 比较 低 ( 约 : 


630g° L`), HAS eaw 


子 交换 树脂 你 ( 约 1.0g' om?) 
性 物质 的 晤 通常 为 25% ~ 50%, W 
为 禁 取 剂 是 杖 水 的 ， 所 以 这 种 树脂 的 
含水 率 很 低 CADP 0.3%), RR 
后 对 金属 离子 的 选择 性 主要 取决 于 所 
aM Ral. EM AD eR 
好 ， 分 离 速度 快 ， 操 作 简单 ， 价 格 比 
AWS (i DowexAl) 便宜 ， 不 
存在 液 - 补 荣 取 时 发 生 的 乳化 现象 ， 
树脂 可 重复 使 用 。 其 用 途 为 ， 队 去 六 
量 有 毒 金属 、 放 射 性 离子 ， 沙 度 很 低 
的 离子 ， 分 离 高 浓度 的 溢 渡 以 及 将 金 
属 离子 的 盐 转 型 (如 用 硫酸 作 淋 洗 
Rl, ERLE EAM). ER 
Ti, F. E. HL BR, BLL OL 
和 重 稀土 的 分 离 。 

REIFE 
extraction-catalytical kinetic spectropho- 
tometry RS Sika es 
光 光 度 法 结合 起 来 的 一 种 光度 测量 方 
法 。 即 利用 芋 取 技术 先 分 离 、 富 集 被 
测 组 分 ,然后 基于 它 对 某 个 显 色 反应 
的 催化 作用 【加速 、 或 抑制 显 色 过 
程 )， 利 用 一 定 条 件 (温度 、 反 应 时 
间 等 ) F, ERER PIMA RA 
HAN EER HR TRNA 
含量 的 关系 进行 测定 的 方法 。 
JERS} RRM extraction distribu- 
tion coefficient XEGE., HWER 
WA CRA HA BS HA, Mf 
VA D RTF 
D Eä 

Cai eh 

[Alar +0 Ag lag t+ [A Jag 十 入 
CUA lat [A ag + TA, TQ to 
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At, [A] 表示 A 的 第 i 种 型 体 的 
TEAL. SPACER RARE, WER 
SRE. FERRI RE. PERRI. ae 
质 浓度 等 因素 而 变化 。 

AEF E extraction floatation 
利用 在 -~ 定 条 件 下 ， 人 金属 离子 与 某 些 
Ay LE A PFE a KR RY 
HE, ADP T RA La E m 
FE ARS — RR EE, 
奔 去 水 相 、 分 出 第 LAT ALS) E 
集 的 方法 。 主 要 用 于 络 合 物 组 成 的 研 
究 、 废 水 处 理 、 贵 重 试 剂 的 回收 等 。 

ÆRE extraction spectropho- 
tometric method 将 蔡 取 分 离 与 光度 
测定 相 结合 的 一 类 分 析 方 法 。 可 用 于 
某 些 无 机 离子 的 测定 。 虫 于 大 多 数 无 
HATER SHT IG ROR, E 
常 通 过 加 人 能 够 显 色 的 有 机 试剂 与 无 
机 离子 形成 整合 物 并 蔡 取 到 适当 有 机 
溶剂 中 ， 然 后 用 分 光 光 讼 法 进行 检 
W: 或 是 直接 利用 配制 在 有 机 溶剂 中 
的 显 色 剂 与 含 被 调 元 素 的 水 溶液 反 
Wc, HR Se a, Be se Sy AE DE EF, 
分 相 后 对 有 机 相 进 行 分 光 光 度 测 定 的 
RAPHE. RIE, ORLA 
Me, BAECS. 该 法 的 
主要 优点 是 ， 由 于 将 被 测 物质 从 体积 
较 大 的 水 相 转 称 到 体积 较 小 的 有 析 


H, 具有 窜 集 作用 ， 可 提高 分 析 的 灵 | 
i um constant HAGARA 


敏 度 ; 合适 条 件 下 ， 可 实现 样品 中 被 
WARS TUR MG. PET 
的 选择 性 。 由 十 带电 荷 的 化 合 物 不 易 


进 人 有 机 游 剂 中 ， 爹 属 离子 必须 转变 | 
为 不 带电 荷 的 配合 物 ， 或 与 带 相反 电 ， 


荷 的 离子 形成 离子 【对 ) 缔 合 物 后 


FERRARA H. 

EAH extractant 能 与 亲 水 性 物 
MERLE RY, ERO RRR a 
水 性 物质 的 试剂 。 通常 是 有 机 试剂， 
根据 它们 与 被 蔡 取 物质 发 生 反 应 的 特 


| 性 主要 可 分 为 束 合 型 和 离子 缔 合 型 两 


X., BAA g- n, 
它们 能 与 金属 离子 形成 不 带电 荷 的 熬 
AO, 增加 其 在 有 机 溶剂 中 前 溶解 
度 ; BRUM. PARR 等 。 能 
与 金属 的 络 离 子 形成 看 水 的 电 中 性 离 
FeO. BURA OLR. R 
CBee, RRS ih KE RE 
多, SRERMERHLADRE 
E, MRA APR RT 
ŽRE percentage extraction {8 
AE Bh HE AC BLA PE 
量 占 两 相 中 人 金属 被 革 物 总 量 的 百 分 
E, MAAS EER. 
DV, 
E= y aV q y * 10% 
AY, DAREK V, 为 有 机 相 
体积 ;为 水 相 体 积 。E 的 大 小 决定 


于 分 配 系数 D 和 两 相 体 积 比 二 ，D 


BA, AD, WERK. “V= 


D 
WE = 
v MESS 


SRM SF 


x 100% , 


extraction equilibri- 


My +aHL,—~-ML,, + ny 
Baie BSE Oe K e, BY RE SE HE Be 
Ka H 

K Mida WT 
ex LM" i, [HEY 


AAP cuo 8&9 


Kompa 
7 (Kocu Ki " 
AP, Koao Kon PHAR B 
ML,. BAH 班 的 分 配 系数 ;后 为 
整合 物 ML, IRERE: K 为 
整合 剂 HL 的 质子 化 常数 。 
ÆR BiR extraction chromatog- 


raphy HHA MAREA WEA 


取 剂 混 泪 或 键 台 在 支持 体 上 作为 固定 | 


相 ， 以 无 机 酸 、 髓 或 盐 的 水 溶液 作为 
流动 相 ， 利 用 待 分 离 物质 在 两 相 中 连 
续 才 次 的 分 配 而 获得 分 离 的 一 类 色谱 
Be. PAE PRT RAS E 
定 相 中 的 配 位 或 闭合 基 团 作用 ， 由 水 
相 【 流 动 相 ) 转移 到 有 机 相 【 固 定 
相 ) ， 并 伴随 有 配合 物 的 形成 及 溶剂 
化 作用 等 化 学 过 程 。 蔡 取 色 谱 是 配合 
物 液 液 分 配色 谱 的 一 种 特殊 形式 ， 它 
与 离子 交换 色谱 互相 补充 ， 在 复杂 体 
么 的 分 离 中 联合 使 用 ， 在 分 离 和 窗 集 
痕 量 元 素 等 方面 得 到 了 广泛 应 用 。 
FERMER extraction- 
inhibition kinetic spectrophotometry 将 
萃取 分 商 与 阻 抑 动 力学 分 光 光 度 法 结 
合 起 来 的 一 种 光度 测量 方法 。 即 利用 
萃取 技术 先 分 良 、 富 集 被 油 组 分 ， 然 
后 基于 它 对 某 个 显 色 反 应 的 抑 插 作 
用 , AA eR OE. Rt 
Ms) 下 在 显 色 体系 中 加 人 被 测 组 
SH. SRR SRA 
量 的 关系 进行 测定 的 方法 。 

存 稍 稳定 性 试验 。 storage stability 
test 一 般 措 农 药 制剂 在 指定 高 漫 或 
低温 条 件 下 检测 制剂 含量 及 其 主要 理 


化 性 质 的 稳定 性 。 存 铺 稳 定性 是 农药 
产品 标准 和 农药 登记 的 重要 资料 。 
$A mismatch; mispairing DNA 
FPTPREM MAA MES. IER 
配对 与 错 配 之 闻 自 由 能 的 差异 推算 ， 
错 配 率 可 达 107, 但 由 于 存在 校正 
系统 ， 使 错 配 频率 降低 至 107", ~ 
般 来 说 ， 每 次 DNA 复制 时 自发 错 配 
Efe 10°77 ~ 10°" Sf, 


90 da 大 


D 


ARER macrocyclic polyamine 
HARFTEN RE 
ERER, SANT R. REKER 
碱 理论 ， 大 环 多 上 肝 对 过 渡 金 属 离 子 显 
示 较 高 的 识别 能 力 . 


大 环北 合 物色 谱 large ring com- 
pound chromatography 以 太 环 化 合 物 
作 固 定 相 的 液 相 色谱 法 。 通 常 是 将 冠 
E. ARS LALA DRA RO 
4535 SKE EAE E 

A” FLAS  macro-reticular resin 
又 称 全 名 筷 树 脂 。 是 网 状 骨 架 结构 中 
既 存 在 小 于 Som RFL, UFER 
于 5nm 乃至 数 十 纳米 大 孔 的 树脂 。 
CHER A Knit PO ATER 
A. OEE PS hl St St oy HE, 
Wt eR Co — ZR RA 
良好 的 溶解 性 . ERAR P, HF 
人 情 性 溶剂 的 存在 ， 形 成 的 共聚 物 壬 粒 
内 会 产生 相 分离 ， 最 终 在 树脂 骨架 内 
形成 大 孔 结 构 。 体 积 较 大 的 分 子 也 能 
进入 树脂 的 孔 结 构 内 部 而 接近 离子 交 
摘 糙 脂 的 功能 基 , 适合 大 分 子 的 分 


大 孔 填 料 “mmacro-reticular packing 
material RSPB. BR 
2237S RRS. 

太 米 品质 评价 evaluate of rice 
character 大 米 的 品质 除了 杂质 、 损 
fh. AH. RRR ARS RRA 
程度 以 外 ， 还 与 营养 品质 和 米饭 食用 
品质 有 关 。 从 白米 的 蛋 乌 质 含量 来 
说 , 旱 籼 米 的 含量 为 〔【8.41 + 
0.48)% , THERA BA 66.65 + 
0.20)% ， 即 籼米 的 蛋 乌 质 含 量 要 上 比 
EXB. BE., KEHRA AMRA 
WEKTU. DR RRO AS EE 
淀粉 比 早 籼米 低 ， 前 者 为 【23.4+ 
0.5)%, RAW (32.44£1.5)%, 

大 内 径 毛 网 管 柱 megabore column 
主要 是 指 内 径 为 0 53mm 的 弹性 石英 
EARE. HA Hi, 柱 容 量 增 
加 ， 但 社 效 大 幅度 下 降 。 可 直接 取代 
填充 柱 ， 利 用 其 固定 滚 液 膜 比较 至 的 
特点 ( 约 为 5 ~8um), 可 以 实现 不 
PH. MER, RAPED, 
化 学 稳定 性 和 热 稳定 性 以 及 柱 效 都 大 
大 优 于 填充 柱 。 

AA RR atmospheric expo- 
sure test HERR FARKA 
境 中 的 腐蚀 试验 。 

AMR air sampling 采集 大气 
中 污染 物 的 样品 或 受 污染 空气 的 样 
品 。 大 气 采 样 是 大 气 环 境 监 测 的 重要 
ARR, EF AR AS EE ERR 
大 。 采 集 大 气 样品 的 方法 ， 主 要 有 两 
类 : 一 类 是 使 大 量 空气 通过 液体 吸收 


离 。 其 交换 容量 既 可 以 很 低 ， 也 可 以 | 剂 或 图 体 吸附 剂 ， 以 豚 收 或 阻 留 污染 


很 高 


物 ， 窗 集 原来 大 气 中 浓度 较 低 的 污染 
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物 ， 如 抽 气 法 . 滤 膜 法 。 另 一 类 是 用 
容器 采集 含有 污染 物 的 空气 ， 上 述 第 
二 类 方法 适 记 于 于 述 情况 : (1) 大 
气 中 污染 物 的 浓度 较 高 ; (2) 测定 
方法 的 灵敏 度 较 高 {3) BRB 
体 吸 收 剂 及 固体 吸附 剂 吸 附 的 污染 气 
EAR. 

大 气 采样 器 ”sir sampler 采集 大 
气 污染 物 或 受到 行当 的 大 气 的 仪器 或 
EE. 大气 采样 器 种 类 很 多 。 按 采集 
SRA AK CTR) 采样 
Se ACR REE a RE; 按 使 用 场所 
Ws AM RRR. BARR B 
【如 工矿 车 间 内 使 用 的 采样 器 ) BS 
RE ae (如 烟 向 采样 器 )。 此 让 
还 有 特 味 用 途 的 大 气 采 样 器 ， 如 同时 
采集 气体 和 颗粒 物 的 采样 器 ， 可 采集 
大 气 中 二 氧化 硫 或 括 化 毛 及 其 颗粒 物 
F, 便 丁 研究 气体 和 后 体 物质 中 硫 和 
RHE KAR. WAREZ HA 
的 采样 器 。 

大 气 监 测 atmospheric monitoring 
RA AKAs RI, A ( 空 
气 } 中 污染 物 的 来 源 、 分 布 ， 数量、 
动向 、 转 化 和 消长 规律 等 进行 监测 ， 
为 消除 人 危害， 保护 和 改善 空气 质量 和 
促进 生产 建设 ， 发 展 笠 学 技术 和 保障 
和民 健 康 提供 可 车 的 科学 资料 。 大 气 
污染 监测 工作 一 般 是 分 为 三 类 。 一 是 
污染 源 的 监测 ， 如 烟 向 、 汽 车 排 气 口 
RR. TAK ETS eR THE aT 
TARE SAA AS A R NE 
SE. CEREK, Ea 
是 污染 源 而 是 整个 大 气 。 目 的 是 了 解 


和 掌握 污染 情况 。 三 是 特定 目的 的 监 


测 ， 它 要 求 选 定 某 -种 或 多 种 污染 物 
进行 特定 指标 的 监测 。 

大 气 污染 常规 分 析 指 标 
routine analysis for atmospheric pollu- 
tion 对 一 个 地 区 的 大 气质 量 水 平 、 
发 展 趋势 以 及 污染 的 排放 控制 等 状况 
进行 定时 定点 重复 监测 的 项 目 。 大 气 
污染 常规 分 析 的 指标 是 根据 国家 颂 发 
的 《中 华人 民 共 和 国 环境 保护 法 》 
和 # 中 华人 民 共 和 国 大 气 污 染 上 防治 
th) 和 主管 部 门 结合 当地 的 实际 情 
况 确定 的 。 从 1996 年 0 月 1 日 起 ， 
我 国 颁 布 了 环境 空气 质量 标准 》 
GB 3095 一 1996 新 标准 ， 大 气 污 染 常 
规 分 析 的 指标 有 二 氧化 硫 、 总 惹 泽 颗 
EH, ARI. RA, -- MR. 
Ht [a] He. AREN. 

大 气 污 染 的 生物 监测 biological 
monitoring for atmospheric pollution 
用 生物 对 大气 污染 物 的 反应 ， 监 测 有 
害 气 体 的 成 分 和 含量 以 了 解 大 气 环 境 
质量 状况 。 大 气 污染 的 生物 监测 包括 
动物 监测 和 植物 监测 。 动 物 监测 一 般 
能 起 到 指示 环境 污染 的 作用 ， 如 爹 丝 
21 SRR, ci, A 
KERA: 但 由 于 动物 对 环境 的 趋 性 
和 管理 困难 ， 自 前 尚未 形成 一 蛮 完 整 
的 监测 方法 。 利 用 植物 监测 大 气 污 
Se, 在 加 世纪 初 就 引起 生态 学 家 的 
注意 。 如 根据 指示 植物 受害 症状 确定 
AAS, BP ae 
境 污染 程度 等 。 

KARE atmospheric pollu- 
tion chemistry ”环境 化 学 的 组 成 部 分 。 
主要 研究 环境 污染 物 在 地 球 大 气 中 的 


index of 
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迁移 转化 规律 . 它 的 研究 内 容 包 括 污 
染 物 在 太 气 中 的 来 源 、 扩 散 、 分 布 、 
循环 、 形 态 、 反 应 、 归宿 等 各 个 环 
节 。 它 的 研究 目的 是 为 环境 质量 评 
惟 、 分 析 监 测 和 控制 治理 等 方面 的 工 
作 提 供 依据 。 

AARAA atmospheric pollu- 
tants monitoring WEAS PRR 
的 种 类 及 其 浓度 ， 观 察 其 时 空 分 布 和 
变化 规律 的 过 程 。 大 气 污 染 监 测 的 目 
的 在 于 识别 大 气 中 的 污染 物质 ， 常 握 
其 分 布 与 扩散 规律 ， 监 视 大 气 污染 源 
的 排放 和 控 市 情况 。 目 前 已 确认 的 大 
气 污 染 物 有 100 SiH, RAS Ry 
分 子 状 和 粒子 状 两 种 形态 分 布 于 大 气 
中 。 分 子 状 污染 物 圭 概 有 硫 扎 化合 
W. ARH. Miik., HA. i 
代 燃 、 玻 乞 化 合 物 等 。 粒 子 状 污染 物 


FRAME. BARN. Bs, 


由 于 大 气 湾 染 与 气象 条 件 密切 相关 ， 
外 而 在 大 气 污染 监测 中 应 包括 风向 、 
AG. SH, A. AMS. 
相对 湿度 等 气象 参数 的 测定 。 大 气 污 
染 监 测 是 大 气质 量 监测 的 基础 。 

大 气 污染 连续 自动 监测 系统 rt- 
moaphenic pollution continue automatic 
monitoring system 对 城市 或 地 区 的 大 
气质 后进 行 连 续 、 自 动 的 采样 和 测 
32. 并 对 测定 的 数据 进行 传输 和 处 理 
的 实时 监测 网 。 大 气 污 染 连 续 监 测 系 
纺 是 由 若 于 个 固定 监测 站 ， 一 个 监测 
中 心 和 数据 通信 系统 三 部 分 组 成 。 各 
国定 监 洲 站 的 布局 可 按 上 几何 图 形 
(如 方 客 坐标 ) 平均 布点 ， 也 可 按 城 
市 功能 分 区 随机 布点 。 团 定 监 届 站 设 


置 的 密度 取决 于 城区 污染 程度 、 污 染 
面积 、 人 口 数量 、 气 象 条 件 、 地 形 地 
名 等 因素 ， 每 个 固定 监测 站 内 设 有 采 
样 装置 、 各 种 污染 物 浓度 连续 自动 监 
测 仪 器 和 气象 参数 测定 仪 等。 监测 站 
的 测定 项 用 是 由 监测 系统 设置 的 任务 
决定 的 。 通 常 监测 的 项 目 有 二 氧化 
m. ME., Aik. MEIH. B 
K, AERARMEA. Ak, RE. 


| 麻 、 日 照 等 ( 见 大 气 污 染 常 规 分 析 


指标 条 ) 。 各 监测 站 连续 油 出 的 污染 
物 浓度 和 气象 数据 ， 经 数据 通信 系统 
定时 地 {例如 每 5 分 钟 一 次 ) RAE 
至 监测 中 心 。 监 测 中 心 设 有 计算 机 和 
各 种 外 围 设备 ， 执 行 数据 收集 ( 汇 
集 各 个 监测 站 的 各 项 实时 数据 }、 数 
EZS 《计算 时 平均 、 日 平均 、 月 
FHER, RAH., 、 最 小 值 、 超 标 数 
等 )、 数 据 显示 GIFTER., Hy 
PAER CRT 直接 显示 等 ) 的 功能 ， 
并 且 执 行 向 各 监测 站 发 出 各 种 指令 
‘开机 、 停 机 、 校 正 术 器 的 零点 及 里 
ES 和 和 向 各 污染 源 、 行 政 管理 部 
门 发 出 警报 等 功能 。 大 气 污染 连续 自 
SAI AE EEE RRL A A 
Sh, ARCA RSEN, WE 
定 站 的 不 足 ， 并 设置 垂直 监测 站 ， 监 
测 气 象 因素 和 污染 物 的 垂直 分 布 ， 以 
了 解 远 距离 污染 物 的 迁移 情况 。 

大 气 污染 物 标准 指数 法 aimos- 
Pheric pollutants standard index; PSI 
PSL 指数 包括 CO, NO, SO,, 氧化 
剂 0, 和 可 吸 人 颗粒 物 (TSP) 5 个 参 
数 ， 以 及 SO, 和 TSP 浓度 的 乘积 。 各 
污染 物 的 分 指数 与 浓度 的 关系 采 几 分 
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段 线性 是 数 .已 知 污 染 物 的 实测 浓度 
fa, BURA BER ERX BATA 
计算 各 分 指数 。 也 可 将 数据 终 成 分 姓 
直线 ， 由 实测 浓度 在 图 上 直接 查 得 
PSE. EAE A HE PR A 
何 社会 报告 空气 质量 。PSI 将 室 气 质 
量 分 成 五 级 , 0~50 AIR, SAM 
BAR, 51 ~ 100 HU RR, 
10t ~ 200 为 正弘 轻微 污染 ，201 ~ 
300 AN Risk, 301 - 500 为 了 级 
严重 污染 . 

ASS HM remote sensing for 
atmospheric pollution 采用 遥感 技术 
监测 大 气 污 染 ， 可 以 在 较 短 的 时 间 内 
RAAB MAIS. RAL 
感 技术 可 以 对 全 球 性 大 气 污染 状况 和 
一 全国 家 、 一 个 城市 的 大 气 污 染 程度 
及 其 对 生态 的 影响 敌 出 估价 。 从 大 气 
底层 的 航 补 导 感到 几 百 公里 高 度 的 航 
ABABA A SLPS EFT 
得 观测 资料 . SR a A se 
ERR i. REH., tie 
剂 、 颗 粒 物 、 一氧化碳 和 碳 氧化 合 物 
等 ， 但 在 下 星 上 本 能 测定 低层 大 气 的 
TAHE. KARRERA EN 
仪器 有 气体 滤 光 分 析 仪 、 红 外 干涉 
仪 、 可 风光 辐射 偏振 仪 和 激光 
雷达 等 。 

ANH atmospheric pollution 
sources ERATI RET RHEE 
源 。 可 分 为 天 然 太 气 污染 源 和 人 为 大 
气 污染 源太 气 污染 牺 的 天 然 发 生 
W, ROHR AAR. CLS. tL 
ASH AW, ARBRE RR 
SAR, BAAREN AER 


i 


植物 。 天 然 污 染 源 造成 的 大 气 污 染 ， 
目前 还 不 能 控制 。 火气 污染 的 人 为 发 
生源 ， 如 资源 和 能 源 的 开发 (包括 
核 工业 ) 、 燃 料 的 燃烧 以 及 向 大 气 靶 


i 放 污 染 物 的 各 种 生产 场所 、 设 施 各 


装置 等 。 

大 气 污染 指示 生物 indicator or- 
ganism for atmospheric pollution 对 太 
气 污染 反应 讽 敏 ， 用 来 监测 和 评价 大 
气 污染 状况 的 生物 ,包括 大 气 污 染指 
示 植 物 和 大 气 污 染指 示 动 物 。 

BHRR, RAAE 
中 地 家 植物 逐渐 消失 ， 在 烧 煤 的 烟 轿 
ENE., HOT A BE”, 后 发 
现 这 与 空气 污染 有 关 ， 并 认为 可 利用 
植物 来 监测 和 评价 空气 污染 状况 。 例 
如 用 填 划 清 等 植物 监测 大 气 的 老化 物 
污染 ; 分 析 加 拿 大 白杨 、 悬 铃木 等 植 


， 物 叶片 的 气 和 硫 的 含量 来 监测 较 大 范 


转 大 气 中 的 气 化 物 和 二 氧化 殖 的 沪 
染 ; 测定 刺槐 、 虑 角 等 植物 叶片 中 
错 、 饥 等 的 合 量 以 监测 大 气 中 的 重金 
属 污染 等 。 同 时 ， 选 择 出 适合 于 -一些 
SOR VALS te, Raa See 
动物 对 大 气 污染 的 敏感 性 一 般 比 植物 
低 ， 而 有 c 动 物 活 动 性 大 ， 在 环境 质量 
恶化 时 会 迁移 回避 ， 因 此 ， 通 常 不 大 
用 来 指示 或 监测 大 气 污染 。 但 有 些小 
动物 对 一 氧化 碳 (CO) 的 反应 比 人 


| MEHRERE, mgg, W 


R. EE. a Fn fg SA AR HE 
CO 的 指示 动物 。 猫 的 嗅觉 特别 灵敏 , 
经 过 训练 可 以 用 来 监测 煤气 管道 漏 气 
和 C0 和 污染源。 近年 来 ，-- 些 动物 生 
态 学 家 握 出 以 小 动物 分 布 的 多 样 性 指 
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数 来 指示 太 气 污染 。 他 们 用 灯光 诱捕 
昆虫 ， 统 计 一 定时 期 内 拥 集 到 的 昆虫 
种 炊 和 个 体 数 目 ， 求 出 多 样 性 指数 ， 
用 以 表示 大 人 气 沪 染 程度 。 

大 气压 电离 
ionization: AP] 
行 离子 化 的 总 称 。 例如 : APCE (大 
FERES), ES (EES), IS 
(ATIRE), APS (KERE), 


atmospheric pressure 


APPI {类 气压 光 狼 电离 ) 等 都 属于 | 
; 用 ，APCI 主要 产生 单 电 荷 离子 ， 适 


KAREN. 

ANEXE atmospheric pres- 
sure photoionization; APPI 在 大 气压 
mH, A— a GE RES GR 【如 Kr 
RIT, Ay = t0ev) WA m, fF 
之 电离 。 

Mtiv—M: +e 

AMES atmospheric pres- 
sure chemical ionization; APCI 质谱 
血 析 中 一 种 在 大 气压 状态 下 进行 的 化 
SAR. ESRT, AAA 
样品 流 过 进 样 毛细 管 ， 在 毛细 管内 样 
品 和 溶剂 被 加 热气 化 ， 在 毛细 管 出 口 
BURP CREAR, Cae 
的 出 口 附 近 有 一 个 尖端 电极 ,利用 电 
时 放 电 使 气体 和 溶剂 电离 ， 生 咸 反 应 
离子 ， 反 应 离子 再 与 样品 进行 反应 实 
现 样 品 离 子 化 。 

大 气 牙 化 学 电离 接口 ”atmospheric 
pressure chemical ionization interface 
质谱 的 的 一 种 重要 接口 、 也 是 电离 
源 。 原 理 上 和 化 学 电离 原理 相同 ， 但 
比 传统 的 低压 ( 约 1.33 x 1077 Pa) 
下 进行 化 学 电离 效率 要 高 ,接口 由 多 
层 进 样 管 、 加 热 装 置 、 商 压 放 电 电 极 


组 成 。 液 相 色谱 流出 物 由 最 内 层 管 进 
A, SARA RET (SRR 
气 或 氮气 ) 混合 ， 并 在 气体 推动 下 
从 喷嘴 喷 出 ， 进 入 加 热 的 石英 管 ， 在 


| 石英 管内 形成 蒸气 混合 体 ， 从 石英 管 
在 大 气压 状态 下 进 | 


喷 出 ， 在 喷嘴 下 游 ， 高 压 放电 电极 放 
E, 使 空气 (RAT) AWHEA, 
经 分 子 - 离 子 反 应 ， 得 到 被 分 析 物 离 
Fo 大 气压 化 学 电离 源 【APCI) 党 
We PEA FLO OH h AR BO Ph E Be 


合 分 析 较 小 分 子 【分 子 量 1000u 以 
FP), BREA TSRELAD, 

大 气 样品 采集 技术 atmospheric 
sampling technology 根据 污染 分 析 和 和 
监测 的 特定 要 求 ， 收 集 大 气 样品 并 进 
行 浓缩 的 有 关 方 法 和 操作 ， 包 括 采 样 
布点 、 采 样 方式 和 采样 仪器 的 选用 。 
大 气 样品 的 采集 应 根据 被 测 物质 在 空 
气 中 存在 的 状态 和 浓 亩 及 所 由 的 分 析 
FEHR TE. BASS 
采集 的 方法 有 直接 法 、 流 缩 法 和 无 动 
力 采样 法 。 

KARAM ARBRE atmo- 
pheric sampling method without power 
不 需要 动力 设备 的 大 气 采样 方法 ， 只 
依靠 污染 物 分 子 扩散 或 渗透 作用 的 大 
气 宁 样 方法 。 该 方法 简单 易 行 。 由 于 
采样 时 间 长 ， 测 得 的 结果 能 较 好 地 反 
映 空气 被 污染 的 情况 。 本 法 测定 的 结 
果 代 表 一 段 较 长 时 间 的 时 间 加 权 平 均 
FRE. FR MT Sp aR: {1) 降尘 的 
来 集 ， 分 于 法 利 湿 法 两 种 ; (2) 8 
硫 污染 物 的 采集 ， 空 气 中 含 套 污 染 物 
可 用 二 氧化 四 法 或 碱 片 法 采集 ; G) 
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UP RIL MRR. HEKEME 


BERERA SA RRRA | 
应 ,使 之 生成 氟 化 外 或 气 硅 酸 钙 而 被 


EERE. MERR GHARBH 
法 测 得 。 

ASP RMR acid mist anal- 
ysis at atmosphere 天气 中 的 酸性 污 
RP INRA. RAL Sit 
湾 解 或 以 微 尘 吸附 的 形式 存在 于 雾 滴 


上 形成 酸 雾 所 进行 的 分 析 。 例 如 ,， 某 : 


些 大 气 中 可 溶性 气态 酸 污 染 物 〈 如 
二 氧化 获 、 BE) ORME KR 
收 ， 其 中 一 氧化 硫 被 气 化 为 硫酸 ， 然 
fa ES RE. RE 
碳 不 干扰 测定 。 为 避免 徽 尘 干扰 ， 采 
样 管 前 端 安装 颗粒 物 过 滤器 。 检 出 限 
为 和 2ug ml ， 站 采样 体积 为 2m 
时 ， 检 出 限 为 0.005mg > m7。 
particular and fume fractional determina- 
tion al atmosphere HEF AA 
物 和 烟尘 分 级 测定 的 技术 和 操作 。 首 
先是 采样 ， 然 后 用 重量 法 调 定 。 通 常 
RABRRAARA BE, RBA AK 
MAA) Fat a. A Be 
MaK RABE, RRMA, A 
连续 进行 24b 采样 . 适用 于 在 屋顶 或 
广场 等 宽 垃 环境 中 测定 空气 颗粒 物 的 
粒 刘 分 布 ， 但 不 能 用 于 测定 室内 环境 
空气 中 颗粒 物 的 粒度 分 布 。 本 法 所 用 
的 采样 器 又 称 安德森 采样 兹 。 小 流 景 
采样 回 进 行 颗 特 物 分 级 的 方法 ， 适 用 
于 测定 室内 或 居民 区 内 狭 罕 小 埠 环 境 
空气 中 颗粒 物 的 粒度 分 布 。 
Ri plasma substitute blood 


含有 200ml 全 血 量 的 红细胞 及 等 量 代 
mk, 办 大 部 分 血浆 已 移 去 ， 引 起 不 
良 反 应 的 机 会 比 全 血 少 ， 若 有 运气 和 
补充 血 容量 作用 。 

代谢 型 生物 传感器 biological me- 
tabolizing sensor 底 物 分 子 与 固定 化 
的 镇 感 成 分 作用 并 生成 产物 ， 信 和 号 转 
换 器 将 底 物 的 消耗 或 产物 的 增加 转变 
为 输出 信和 号 的 传感器， 称 为 代谢 型 或 
HE (EAE By REE 

代谢 抑制 试验 ”metabolic inhibition 
test 对 杀 细 胞 因子 【如 病毒 和 毒 
F) 进行 定量 测定 的 一 种 方法 。 给 
一 系列 给 织 培养 物 分 别 接种 不 同 稀释 
度 的 杀 细 胞 因子 ，、 检 查 培养 物 的 代谢 
活动 。 当 不 存在 杀 细 胞 因子 时 ， 组 织 
培养 物 的 生长 . 通常 使 培养 基 变 酸 。 
这 种 pH 值 变 化 是 由 于 葡萄 糖 等 细胞 
代谢 形成 柄 性 物质 造成 的 。 当 存在 杀 
细胞 因子 时 ， 培 养 基 的 pH 值 变化 被 
CARS, AAA FR 
以 通过 调 定 培 养 特 中 引起 的 这 种 代谢 
抑 币 的 该 因素 的 最 高 稀释 度 来 估算 . 

代用 标准 物质 surrogate reference 
materil 其 基体 成 分 不 同 、 被 测 元 
FAAS SA BAB RA HED 
质 。 由 计 标 准 物 质 的 品种 和 数量 有 
限 ， 不 能 满足 种 类 繁多 的 日 常 测定 需 
要 时 ， 可 使 用 代用 标准 物质 。 参 见 标 
EDAR. 

HBF charged parti- 
cle activation analysis, CPAA 以 带电 
粒子 为 辐 照 涯 将 样品 中 稳定 核 转换 为 
放射 性 核 泰 ， 随 后 通过 鉴定 生成 核 素 
的 特征 射线 并 测量 其 强度 ， 以 对 试 样 
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ED Be UR ET RE PEA A 
桥 广 法。 主要 利用 的 核反应 有 
(pn)、《〈d.n)，(g,p)、 (a,n), 
CH, p), CH, nn) 等 。 优点 是 能 测 
HICH, mi HEA aE 
轻 元 素 。 带 电 粒 子 的 射程 有 限 ， 引 起 
的 核反应 基本 上 发 生 在 试 样 表面 ， 适 
合 于 进行 表面 分 析 。 缺 点 是 活化 反应 
比较 复杂 ， 且 同时 诱发 其 他 核反应 ; 
核反应 截面 小 且 随 穿 透 距离 而 改 
变 ; 试 样 吸收 带电 粒子 的 能 量 几 乎 全 
RPE. RRA KM: 需 
BER A RI RHE 
广 。 参 见 活化 分 析 条 。 

带 通 减速 场 分 析 器 ”band-pass re- 
tarding field analyzer; BRFA 是 电子 
能 说 的 能 量 分 析 峰 的 一 种 ， 是 建立 在 
拒 斥 场 减 速 原理 上 的 能 量 分 析 器 。 其 
优点 是 刘 许 电子 的 人 射 角度 范围 大 ， 
非 点 源 对 分 辨 率 的 影响 比较 小 ， 对 屏 
Re oe HE RE A OO OR 
PES. 

SORE DW Dysonian line shape 对 
FALE, Pa, 电子 
自 旋 共振 (ESR) 谱 显示 出 特有 的 不 对 


称 的 ESR 峰 形 ,被 称 之 为 藏 森 (Drys- 
on) 线 型 。 由 图 中 ESR 谱 算 出 的 4/B 
值 , 可 得 到 传导 电子 通过 趋 肤 深 度 所 
需 的 时 间 及 电导 率 等 信息 。 

FARE dansyl chloride “24, 5- 
CARER RR MR. OPK 
CsHiyQINO,S5， 结构 式 如 图 。 一 种 常 
用 于 标记 氢 基 酸 的 获 光 试剂 。 在 
D. 1mol， L7' NaHCO, 与 丙酮 的 混合 
KEA (EMRE: 1) 等 介质 中 与 
未 被 质子 化 的 氨基 迅速 反应 得 到 丹 磺 
Mth. RYT SRR. BAER 
应 外 , ETR WY, 5 Re ee Ag SH 基 ， 
酷 气 酸 等 的 OH, HARE Ao KPH 
应 。 过 水 容易 发 生 分 解 生成 发 蓝 色 莞 
HHFH. TARR ee 
衍生 物 具 有 强 荧光 ，B. S. Hartley 等 
已 于 1958 年 将 此 试剂 用 于 和 蛋白质 N 
末端 残 基 的 结构 解析 。 


HC CH, 


Cai 


50, Cl 

丹尼尔 电池 Daniel cell 把 金属 
PHBA 2nS0, KRAF, ERARA 
CuSO KERR, MENRE KH, 
HEIR: ( -~ )Znl ZnSO, (a, ) [| Cu- 
30, (a) 1Cu€ + ) ,以 “| 表示 金属 和 
洲 鼻 的 两 相 界 面 . 以 “|” 表 示 盐 
桥 。 由 于 Zn th Cu 的 标准 电位 要 负 ， 
因此 Zn 较 Ca HU, Zn 原子 易 失去 
BF, RIER Zn? 进入 溶液 相 。Zn 
原 于 将 失去 的 电子 留 在 锌 电极 上 ， 通 
过 外 电路 流 到 铜 电极 上 。Cw'* 接受 
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BEE A ae eB 
E. Alb Zn 电极 上 发 年 的 是 氧化 反 
AR, FERRER, Cu 电极 上 发 生 的 是 还 
Dime ne. TERA. ATO EY Ae 
AOA. Zn + Cu =n + Cu, 4h 


电路 电子 流动 的 方向 是 , 电子 由 2n | 
电极 流向 Cu 电极 。 电 流 的 方向 与 此 
| 相 容 原理 ， 外 于 同一 分 子 轨道 的 两 个 


相反 ， 由 Cu 电极 流向 Zn 电极 。 所 以 
Cu 电极 的 电疗 较 高 为 正 ，zn 电极 的 


电 你 较 低 为 负 ， 该 电池 皮 应 能 自发 地 | 


进行 ， 是. -个 原 电 池 。 

Hik supot 现 又 多 称 为 载体 。 
在 气 - 液 色 谱 或 滚 - 液 色谱 的 固定 相 
H, TR (RRR) MRR 
有 多 和 孔 结构 的 化 学 惰性 支持 物 。 常 用 
的 载体 有 硅 藻 土 型 , Si0。 型 及 高 分 子 


RAMUS, CRM, AFR | 


体 在 色谱 过 程 中 并 不 完全 是 展 性 的 ， 
因此 需要 进行 印 化 处 埋 。 参 见 载体 的 
SH, CR CR) 色谱 
中 ， 固 定 液 对 色谱 分 离 起 着 重要 的 作 
A, 为 了 使 样品 (包括 流动 相 ) 与 
eRe] A RO ERMA, 
通常 是 将 固定 被 均匀 地 附着 在 载体 表 
面 ， 形 成 一 层 液 膜 。 和 参见 载体 条 。 
单纯 形 忧 化 法 simplex optimization 
method ”简称 单纯 形 法 。 利 用 堵 维 空 
间 中 的 一 种 四 图 形 〈 即 单纯 形 ) 有 
趣 则 的 移动 点 实现 实验 参数 优化 的 一 
种 动态 调 优 方法 。 每 一 次 选用 的 试验 
条 件 由 前 -次 实验 的 结果 来 确定 。 现 
在 广泛 应 用 的 是 1965 年 内 和 尔 德 
(J. A. Neider) 等 握 出 的 改进 单纯 形 
优化 法 ， 它 是 在 1962 年 斯 均 德 莱 
CW. Spendley) 等 首先 提出 的 基本 单 


| 纯 形 优化 法 的 基础 上 ， 吉 速 了 优化 过 


程 ， 变 固定 步 长 为 可 变 步 长 、 并 引入 
了 反射 、 扩 大 与 收缩 规则 。 单纯 形 法 
HRA ETA. 不 受 因 素数 目的 
限制 ， 只 和 震 进 行 少数 实验 就 可 找到 最 
性 的 试验 条 件 。 

MMA singlet state MPM 


电子 的 自 旋 方向 应 相反 。 当 分 子 中 占 
据 问 -分子 轨道 的 电子 完全 处 于 自 旋 
配对 《〈 自 旋 方 向 相反 ) 时 ， 称 其 为 
FREES, BSH TRAE 
重 态 。 若 电子 具有 相同 的 自 旋 ， 即 它 
们 末 配 对 ， 则 称 该 分 子 处 于 三 重 态 
(triplet state), HESH = ARK 
SF EBLE (multiplicity) 。 

单 道 流 路 single-line manifold 是 
指 用 试剂 溶液 作 载 流 的 最 简单 的 FIA 
系统 OD). HORE MR 
Co EAR 的 载 流 中 ， 产 
ERE co 和 ea， 二 者 在 检测 器 中 观 
察 到 的 是 样品 带 和 和 载 流 互相 分 散 的 结 
Fo PEGE AIDE FA A ee BE BB E E E 
像 ， 若 分 散 系数 达到 1 ， 则 样品 带 的 
中 心 试 剂 必 然 不 足 。 故 能 在 整个 样品 
带 土 保持 试剂 足够 过 量 ， 至 少 需 5 傍 
于 化 学 计 基 。 


ED 
通常 指 六 孔 三 槽 旋转 阅 ， 
双 层 结构 ， 转 子 上 有 三 个 沟 模 等 距离 
分 布 在 一 个 同心 加 上 ， 槽 的 长 度 是 同 


single-channel injec- 
tion valve 
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CHAKA 1/46. 在 定子 上 有 6 个 可 | 
外 连 管道 的 孔 ， 其 位 置 与 转子 土 槽 的 | 


两 端 相通 。 将 两 个 相对 的 筷 连 接 成 采 
样 环 ， 环 的 一 侧 是 试 样 人 口 和 废 液 出 
口 ; 另 一 侧 是 载 姿 人口 和 通 向 检测 器 
的 出 口 。 转 于 的 转角 为 60 度 ， 不 是 
处 在 采样 位 置 就 是 处 于 广 人 位 置 。#J 
以 手工 操作 ， 也 可 用 电机 程控 转动 。 
fe FL Dp ER AE A RNA 
BAR TAB A FE), MME FIA 
的 各 种 注 人 的 需要 : BILE 
转子 上 筷 的 导数 为 1 -6， 定 子 的 孔 


号 为 7~12。 阀 蕊 材料 常用 具有 良好 | 


化 党 稳定 性 的 率 四 气 忆 烯 和 率 三 气 气 
CHROME, SAR AR E 
好 的 耐 压 、 耐 麻 和 密封 性 ， 合 用 寿命 
也 更 长 。 


SHAE BB monodiaper- 
se aerosol generator 一 种 滚 相 色谱 - 质 


谱 联 用 的 接口 。 在 接口 处 液 相 色 谱 饮 
oy; SRR RAMA, F 
BaZa, PRE 
剂 蒸气 、 氢 与 组 分 离子 的 混合 物 。 此 
RAD HRA RADARS HM 
H, PR SORRUB RE AMORA 
Sat, ERA RAMA SR 
走 ， 组 分 浓 集 成 粒子 来 ， 进 入 质谱 离 
子 源 气 化 ， 用 电子 秦 击 离子 化 或 其 他 
方法 离子 化 。 

单 分 子 分 解 unimolecular decom- 
position FERRE SEP, RERE 
AEA RUSS. BAT 
RARER, ARSE Re 
RAKSHA. SEATHAN 
能 量 除 原 有 的 少量 热能 外 ， 完 全 是 从 
最 初 电 元 过 程 中 获得 的 。 由 此 引起 离 
FRR AAD TORR 

SRI single-slot bumer — 
FAA Be RA ARE. H 
大 块 不 锈 钢 或 化 钢 制 作 ， 以 防止 燃烧 
CM PAE, HSER TE BK 
度 取决 于 火焰 的 燃烧 速度 ， 燃 烧 速度 
PRESS. Fa FREE Oe BE 
KEK. MFETOR KAI, ER 
HEA 100mm BY, FREER RA M 
KO RR AK ie oe HH 
0.63mm。 为 安全 起 见 ， 常 用 链 宽 为 
0.5mm, H 100mm 或 50mm {用 
FREER- WERA 
HERE., TERRE, BRR 
定 ， 有 效 吸收 光 程 长 可 以 获得 较 高 
的 灵敏 度 。 

单 光束 红外 分 光 计 single beam 
infrared spectrometer ”红外 光源 的 光 
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束 经 过 以 便 定 速度 旋转 的 斩 光 片 后 通 
REP ARB EA Be, DOG 
FR AN ee. A. 检测 器 输出 
的 变 变 信号 经 整流 、 滤 波 和 放大 
后 ， 豫 动 记录 笔记 录 相 应 的 光 强 信 
号 。 扫 描 电 机 推动 单 色 器 并 同时 转 


wale att A 


ica. h FAERIE AB 
SR RCE. TE TRA) A a 
透 过 的 光 强 绝对 值 ， 不 能 直接 记录 


| 透 光 率 。 仪 器 的 任何 部 分 变动 都 会 


引起 光 强 前 改变 ， 邦 测量 精度 较 
差 。 现 基本 二 已 被 淘汰 。 
BER AR 
( A] AH ae ) 


ARERR EL SPS) IGF 


AR i 
一 个 [| pree 
HKE 
ERE 
MARERA singe piston recip 


rocating pump HA -个 活塞 的 往复 
汞 。 其 结构 如 右 图 所 示 ， 在 活塞 柱 的 
一 器 有 一 偏心 轮 ， 贪 心 轮 连 在 电动 机 
E., BOL aOR RST, 5E 
柱 则 随 之 左右 移动 。 在 活塞 的 另 一 端 


ALTA Ba, SAL 2 | 


HRMS, AAT ME. 
下 单 向 阐 与 流动 相连 通 ， 为 活塞 的 溶 
RAD; SRS AE, 5 
活塞 的 湾 液 出 口 。 活 赛 柱 向 外 移动 
Af, HOP MRA, AC Be Rey 
F, PR (流动 相 ) HAT Ea. 
WEH Do) HE ES BY, A iy BB 
Al, 出口 单 向 阀 打 开 ， 流动 相 被 压 出 
WE, HERH., MAREEA 


| ERRE., A eB OF 


Fe 50 ~ OO 1K, RC SAR HR A 
和 吐出 以 每 分 钟 50 ~ 60 次 的 频率 周 
期 性 变化 , 所 以 ,产生 的 脉冲 很 显 
著 。 减缓 脉冲 的 办 法 就 是 症 友 出 口 与 
色谱 柱 和 信 口 之 间 安 装 一 个 脉冲 图 
Eiko 


SOX 射线 衍射 法 
构造 简单 、 价 格 便 宜 。 清 塞 柱 的 移动 ， X-ray diffraction 利用 单 品 体 对 Ht 
距离 是 可 变 的 ,流量 由 活塞 柱 的 移动 | 线 的 衍射 效应 测定 晶体 结构 的 方法 。 


single crystal 
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对 于 一 粒 半 径 约 为 上.05 ~ 0.4mm 的 
RG. MEGS 15 ~ 30 条 衍射 
线 在 空间 的 入 射 方向 ， 就 可 由 此 推算 
Hy ee ey Em SE SS fa FY E A) A, 
即 晶 胸 的 大 小 和 形状 。 在 此 基础 上 ， 
收集 大 量 〈 成 千 ， 甚 至 上 万 条 ) 和 
射线 的 强度 值 ， 根 据 强度 数据 的 系统 
消光 规律 和 统计 规律 ， 可 专 推 断 出 晶 
ERE Wo fT AR, Lt SE, BE 
m. CSE Se ir ae E 
接 法 或 重 麻子 法 等 手段 提出 初始 结构 
模型 ， 并 反复 地 进行 期 改 和 禾 正 ， 使 
得 由 模型 算出 的 结构 因子 与 由 实测 强 
度 得 到 的 结构 因子 尽 亲 能 地 楼 近 ， 直 
至 得 到 最 终 的 晶体 结构 ， 即 每 个 独立 
康子 的 三 维 堂 标 和 热 振动 参数 。 单 晶 
入射 法 能 获得 有 关上 晶体 结构 可 靠 而 精 
确 的 数据 ， 在 化 学 、 物 理学 、 生 物 
学 、 材 料 科学 以 及 矿物 学 等 领域 中 都 
有 广泛 侧重 要 的 应 用 ， 是 人们 认识 物 
质 被 观 结构 的 重要 途径 。 

BRM single focusing mass 
spectrometer 仅 对 离子 进行 方向 聚焦 
的 质谱 仪 。 它 的 质量 分 析 器 仅 是 一 个 
AER., ie TI ERARA 
后 ,在 洛 伦 兹 力 的 作用 下 ， 运 动 方 向 
REM, wash A Ai wh. 
FH AE 2 KD 5 1 A 
有 关 。 和 根据 这 个 原理 ,不 同 质 / 荷 比 
的 离子 经 过 磁场 后 即 可 分 开 。 从 一 点 
出 发 、 上 共有 相同 质 荷 比 和 相同 初速 度 
WAT. SOSA A OR E ao A BEE A 
W., ARORA. MORTAL 
焦 在 一 点 。 

HEHk monoclonal antibody; 


| McAb 由 一 栋 B 淋巴 细胞 杂交 瘤 增 


殖 而 成 的 单一 克隆 细胞 所 产生 的 一 种 
高 度 均 一 、 高 度 交 一 性 的 抗体 。1975 
年 Milstein 等 人 首次 应 用 细胞 融合 技 
RENDRE CB) 细胞 与 小 鼠 骨 
AIMS. FERRARA, ik 
Bp Abe ERRI T ROT LK 
二 无 限 增 生 的 特性 ， 叉 继承 了 免疫 B 
细胞 合成 分 泌 某 种 特异 性 抗体 的 能 
Fin FERRE BDA Fe ESR IE 
胞 穆 体 外 培养 扩 增 或 接种 于 小 鼠 腹 腕 
内 ,就 可 以 培养 上 清 液 或 腹水 中 获得 
单 克 隆 抗体 。 每 种 单 克隆 抗体 只 识别 
某 一 特定 的 抗原 决定 和 能， 具有 高 度 特 
异性 ， 而 且 其 类 、 亚 类 、 型 及 素 和 力 
也 完全 相同 ， 即 具有 高 度 均一 性 。 单 
克隆 抗体 已 广泛 应 用 于 医学 生物 学 各 
ie, lin AY McAb 代替 Peab 能 克 
服 交 丸 反 应 ,提高 免疫 学 试验 的 特异 
性 和 敏感 性 ; 用 McAb 作 亲 和 层 析 ， 
可 分 离 纯化 沼 量 极 低 的 可 溶性 抗原 如 
MH. AAS AED A H E 
原 等 ; tel 4 WB) Bn a ee e 
MeaAb， 可 用 于 细 和 狗 发 生 、 分 化 ， 细 
胞 功能 积 免 疫 调节 等 作用 的 研究 ; 制 
Spe SPE McAb， 与 搞 净 药物 、 
HE a at ee ARRA RE HF 
A, FAT BPI PRAY a 

FRE single-quantum transi- 
ton 见 变 奖 弛 瑰 亲 。 

EH monochromatic ight 指 理 
论 意 义 上 仅 具 一 定 波长 的 光 。 实 际 
E, 无论 长 器 的 色散 元 件 【 校 镜 、 
tH) 等 光学 系统 的 质量 有 多 高 ， 
单 色 化 后 的 光 仍 具有 一 定 的 波长 范 


Ee 因此 ， 所 谐 单 色 光 实 际 上 是 以 所 
变 求 波长 为 中 心 波长 的 、 具 有 ~… 定 的 
波长 范围 的 狂 窑 的 庶 带 。 


EA «monochromator 从 波长 范 


围 宽广 的 光线 中 分 出 波长 单一 的 单 色 , 
光 的 光学 装置 。 单 色 器 通常 由 人 射 狭 | 


ae. HEU. Bont, RR 
和 出 射 狭 锋 组 成 。 最 常用 的 色散 元 件 
有 棱镜 和 光栅 。 单 色 器 是 分 光 光 度 计 
的 重要 组 成 部 件 之 一 。 


PE XHAR X-ray ab- i 


sorption apectrophotometry -j 47 34596 
度 法 相似 的 X 射线 吸收 分 析 法 。 本 
法 的 理论 基础 仍然 是 朗 怕 -比尔 定律 ， 
大 射 光 采 用 单一 波长 的 X HER, 


有 单 波长 与 双 波 长 之 分 : 在 单 波长 方 | 


法 中 ， 应 尽 可 能 地 选择 该 长 处 于 待 测 
TORR Me PS EA, AR 
度 的 特征 谱 线 作为 样品 的 照射 源 ， 以 
提高 方法 的 灵敏 度 ; 在 双 波 长 方法 
中 ， 则 将 两 种 波长 尽 可 能 地 选择 在 待 
测 元 素 吸 收 陡 变 最 大 的 吸收 限 两 侧 ， 
以 提高 方法 的 灵 疾 度 ， 

BARGE monomer fluorescence 
BIRI, SREI E., HH 
成 多 聚 体 的 基本 结构 单元 即 单 体 的 荧 
光 发 射 。 如 苑 的 举 扯 荧光 光谱 与 其 二 
RAN SOBER, AS 
在 470nm 附近 呈现 无 结构 特征 的 一 
个 宽 峰 ， 而 前 者 在 370 ~ 400nm 之 间 
有 振动 精细 结构 的 典型 发 射 峰 ， 其 第 
= MH (395nm 附近 ) 与 第 一 峰 
(370nm 附近 ) 的 荧光 强度 之 比 
CRAL) 对 介质 环境 很 敏感 ， 可 用 作 
探测 环境 极 性 的 重要 参数 。 
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单 同 位 素质 量 = monoisotepic mass 
由 各 元 素 的 单 同 位 素 的 精确 质量 计算 
得 到 的 分 子 的 质量 ， 例 如 ， 单 同位 素 
的 精确 质量 C= 12.0000, 'H = 
1.0078, “© O = 15.9949, * N = 
14.0031 $. 用 单 同 位 素 的 精确 质量 
计算 物质 的 分 手 量 时 ， 单 同位 素 的 选 
择 原 则 为 : 天 然 丰 度 最 大 。 根 据 不 同 
的 问 位 素 计 算出 的 化 合 物 分 子 量 相互 
间 会 出 现 不 同 的 数值 。 因 此 ， 用 单 同 
位 泰 计算 时 应 注 明 所 采用 的 间 位 率 ， 
例如 ， ”Co Ha NO =202. 172, 

单位 靖 构 因子 unitary structure 
factor 晶体 结构 分 析 中 ， 经 过 校正 
的 结构 因子 ， 用 Ua. 

tut 

式 中 ，Fw 是 衍射 All 的 结构 因子 ; f 
是 第 j 个 原子 的 原子 散射 因子 。 在 直 
接 法 中 ， 有 时 用 单位 结构 因子 代替 结 
构 因 子 ， 以 减 小 原子 散射 因子 随 人 射 
X 射线 被 长 和 衍射 角 而 改变 的 影响 。 
单位 结构 因子 的 绝对 值 在 0 ~1 之 间 ， 
最 大 值 为 1， 此 时 相当 于 晶 胞 中 所 有 
原子 的 相 角 都 相同 ， 即 蜀 胞 中 所 有 的 
原子 都 处 于 与 衍射 Rk AE BY BF 
射 面 上 。 

RAS singlet ZERAN KR 
态 ， 用 5 家 示 。 电 子 的 自 旋 状 态 用 自 
旋 包 重度 好 来 表示 ,定义 M = 
2541, 其 中 5 WAT AERA 
RA, MRS PSA BS 


i 子 都 是 自 旋 配 对 的 ， 妈 同一 加 道里 的 


两 个 电子 自 旋 相反 〈 自 旋 量 子 数 分 
WA +12 和 - 172)， 则 自 旋 量子 数 
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的 总 和 为 零 , M=1, BAF ia F 
单线 态 ， 太 多 数 有 机 物 分 子 的 基态 部 
ab PES. 

A single phase chromato- 
aph 又 称 场 流 分 离 仪 。 因 其 不 存 
在 通常 色谱 体系 的 国定 相 ， 而 只 有 流 
动 相 而 得 和 名- 参见 场 流 分 离 位 条 。 

AA one-way valve FSR 
ERER., ee ee 


CHER. WLSLAAREM | 
Rk, A ROAM bE 


N, 各 有 上 ~2 个 蓝宝石 或 陶瓷 球 ， 
由 其 起 阀门 作用 ， 下 面 的 单 向 阁 与 流 
动 相连 通 ， 为 活塞 的 溶液 人 人 口 ; 上 而 
A oS EE, TSE 
RO, Hea, WOM 
WAR. AU Amd, 溶液 
(HJ WANE. SHERHE 
Bam, AD Ae RSE, H By 
BFTF, WIPRA, RE 
色谱 柱 。 

单 向 免疫 扩散 试验 single immu- 
nodiffusion 将 适当 浓度 的 己 知 抗体 
预先 混在 1% ~ 5% BANS AY A ee 
h, MAUI EAE LITA, JL 
中 加 入 待 检 抗 原 ， 抗原 向 周围 扩散 
时 ， 与 琼脂 中 的 抗体 相遇 ， 疝 者 可 在 
最 合适 的 比例 处 形成 白色 沉淀 环 。 鉴 
于 沉淀 环 直 径 与 抗原 浓度 插 正 比 ， 所 
以 先 用 已 知 不 问 浓度 的 标准 抗原 制 成 
标准 曲线 ， 便 可 根据 测试 样品 沉淀 环 
直径 的 大 小 ， 从 标准 沿线 中 查 出 样品 
中 抗原 的 含量 。 本 法 常用 于 血清 中 各 
类 免疫 球 蛋白 含 晤 和 补体 成 分 售 量 的 
检测 。 


Y$ AA monoclinic system — 
PRR AR., SER ST AR RRE 


称 性 是 : HE ~The] | AK ot 


| TE COR ER BO ah). A 


Be 28 A i A A A SER a 
bte, a=y=90°, B>90°, ZEAL AA Aa 
时 应 使 5 FITTO BR ok ee T 
PR, AEAT h SOTERA HEY a 轴 
Alc Ri, AUR AGA BD PPE BT 
已 经 很 少 使 用 ， 即 其 < SIE ihr eh, 
R: abe, a=B= 0°, y>%°, 
ARE A PTA A) BERS TH BLE F-E 
Fe FS ALAR 

HAR FEE one-factor exper- 
iment MPFR AR FR. Ae 
共存 的 其 他 因素 的 水 平 ， 每 次 改变 其 
中 某 一 个 因素 的 水 平 进行 实验 ,特此 
轮换 对 各 个 因素 进行 试验 ， 由 各 轮换 
试验 得 到 的 优化 条 件 ， 组 人 为 最 终 的 
REA, REWER TAREE 
用 的 试验 方法 ， 优 点 是 试验 设计 简 
A, REHE, WHAT, 
当 共 存 因素 之 间 不 存在 交互 作用 时 ， 
它 是 有 效 的 .但 当 共 存 因素 之 疝 存 在 
协同 或 抑制 作用 时 ， 某 个 国 素 单 独 存 
在 时 的 效应 ,与 有 协 间 或 抑制 作用 的 
其 他 因素 共同 存在 时 它 所 产生 的 效应 
是 不 同 的 。 因 此 ， 在 办 率 之 间 存 在 协 
同 或 抑制 作用 时 ， 单 岩 罕 轮 接 试 验 是 
不 可 取 的 ， 不 能 真实 地 反映 客观 事物 
和 现象 的 本 质 。 

单 值 秘 动 杭 差 控制 图 x+- contol 
chat 用 在 较 长 时 期 内 积累 的 预备 数 
据 建 立 起 来 的 以 监控 产品 质量 的 控制 
图 。 榨 制图 的 纹 堂 标 是 产品 特性 基 值 
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的 单 次 测定 值 和 移动 极 差 ( 相 仓 两 
次 测定 值 的 差 值 )， 模 坐标 是 抽样 时 
间或 样本 序号 单 值 控制 图 在 上 面 ， 
移动 极 差 控 制 基 在 下 面 。 单 值 控制 图 
的 中 心 控制 线 是 每 次 抽样 的 单 次 测定 
(AF x, E. PE 
UCL=% +2.66 R, SG LCL =x -2.66 


UCL =3.27 R,， 下 控制 限 不 考虑 。 

单 珠 串 联 反 应 器 single-bead string 
reactor 是 FIA 流 路 中 的 部 件 之 一 。 
最 简单 的 珠 婴 反应 器 是 在 一 段 内 径 较 
H (pitno. 75mm) 的 直 管 中 装 人 直 
径 较 小 【例如 6mm) KBR 
Bi. RO. 这样, 在 lm 长 的 管道 中 
就 有 1738 粒 小 球 。 它 是 增强 径 向 分 
散 的 有 将 装置 ， 借 此 可 以 得 到 对 称 的 
峰 ， 并 能 有 效 的 限制 样品 带 展 宽 。 缺 
点 是 增加 流动 阻力 和 样品 携 出 ,日 易 
WEDS H. 


RRR RRR 


HEE IBGE single column ion 
chromatography 3 4E HH] A A F 
色谱 法 。 是 只 使 用 分 离 柱 ， 而 不 在 分 
离 柱 后 连接 抑制 柱 的 离子 色谱 法 。 参 
见 非 抑制 型 离子 色谱 法 条 。 

AB SAR cholesterol sensor 
可 用 于 高 选择 性 和 灵敏 性 测定 胆固醇 
的 便携 式 分 析 纹 器 ， 上 其 工作 原理 是 基 
竹 胆 固 吾 氧化 酶 与 胆固醇 分 子 的 特异 
性 反应 市 实现 对 底 物 分 子 的 监测 。 


BRST RE obilimbin 是 由 衰老 红 细 
胞 破坏 、 竹 解 而 来 ， 部 分 来 自 非 血红 
重 白 的 血红 素 和 蛋白 质 以 及 无 效 造 血 所 
产生 的 胆 红 素 。 血 红 素 经 血红 京 加 氧 
酶 作用 生成 胆 绿 素 ， 后 者 经 胆 绿 素 还 
JASE TE AN RABE. ZENE ASABE 
RSMHMRRAAERARS! 


= ; 胆 è 
RR,。 移动 极 差 控制 图 的 中 心 控 制 线 是 ` max 


BIBRENPSER, LEARE ， 红 素 蛋 自 的 辅 基 ， 包 括 胆 绿 素 、 胆 红 


胆 色素 bile pigment ARK Bit 


Z. RR AR. APR EAB 
SUR AGAUIA, TANS A EAB ST 
素 的 产物 。 

胆 汗 酸 bile acid ARNE PP FEE 
的 一 大 类 胆 烷 酸 的 总 称 。 人 类 胆 计 中 
FPA RES SAM (CA). #9 


| 脱 气 胆 酸 (CDCA)、 脱 氧 胆 酸 


(DCA), HA DRAI LCA) 
及 微量 熊 脱 氧 胆 酸 (UDCA)。 和 在 肝 
细胞 内 以 胆 效 醇 为 原料 合成 的 叫 初 级 
胆 半 酸 {包括 胆 酸 及 鹅 脱氧 胆 酸 ); 
在 肠 内 以 初级 胆汁 瞬 为 原料 由 肠 菌 酶 
作用 而 形成 的 称 次 级 胆 守 酸 (包括 
ERER., A AEA AR RSR) 。 

KARAZ prtein-film vol- 
tammetry ”一 种 蛋白 质 电化 学 研究 方 
法 。 和 将 蛋白 质 尝 解 在 一 定 的 介质 中 
后 ,将 一 定 的 电化 学 电极 温和 人 该 蛋白 
SRP, ANUS. KEARE 
EEE RE a ES E 
膜 。 如 该 蛋白 质 是 氧化 还 原型 ， 可 以 
利用 人 忧 实 法 研究 其 电子 传递 行为 。 同 
样 也 可 以 研究 酶 促 反 应 中 的 电子 传递 
TTA. 

RAM K proteinase K 一 种 很 强 
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的 蛋白 溶解 能 ,其 特点 是 在 SDS 游 
液 中 仍 具 有 活性 ， 所 以 ， 被 用 于 从 核 
酸 混 合 液 中 去 除 和 蛋白 质 和 酶 。 

FAM proein 是 构成 有 生命 的 
生物 和 活 细胞 的 结构 和 功能 的 重要 物 
质 - BAER = il Bit oe eI 
ERRARE. BAI ARI AE 
氨基 酸 的 蛋白 质 分 子 称 为 多 脉 。 仅 由 
氨基 酸 组 成 的 蛋白 质 称 为 单纯 蛋白 
质 ， 由 和 握 基 酸 序 列 与 非 蛋 白 辅 基 结 合 
级 成 的 蛋白 质 称 为 结合 蛋 和 白质。 蛋白 
质 的 结构 与 大 小 千差万别 。 其 三 维 结 
构 构 象 对 和 蛋白质 生 物 活性 和 功能 的 影 
殉 很 大 。 蛋 白质 的 结构 分 为 4 级 。 

局 自 版 测定 determination of pro 
tein WERAME MOREE, 
SRR FA Fy ARE UE, IINE 
ASR AR. AAR BRU 
等 ; 仪器 分 析 方 法 包括 自动 定 氮 侈 、 
RA- LAP ESE BEE. BEIGE ERE 
ETAPER, SERRE, Kat 
PE PPR, 

RA AR fr aE MEE determi- 
nation of protein by potentiometer #8 
据 拨 基 酸 的 两 性 作用 ,加 入 甲醛, 
一 NH; 基 先 与 甲醛 结合 ,以 固定 氨基 
的 碱 性 ,使 气 基 酸 的 羧基 显示 出 酸性 。 
RE iF ES AO a 
插 人 被 测 波 中 构成 电 弛 ,用 氢 氧 化 钠 
ROR ,依据 酸度 计 指 示 的 pH 
值 判断 和 控制 滴定 终点 ,可 测 得 氨基 
酸 中 的 气 基 酸 态 氨 的 百 分 含 基 。 

氮 - 磷 检测 器 。 nitrogen-phosphorus 
detector; NPD 是 热 离子 化 检测 器 


(thermionicionization detector, TID) 中 


| 使 用 最 多 的 一 种 ,其 前 身 是 碱 火焰 电 


离 检测 器 (AFID) ,但 其 稳定 性 和 寿命 
都 比 AFID 优越 。NPD 的 结构 与 FID 
ALL, NPD 的 特点 是 在 FID 喷嘴 和 收 
集 极 之 间 效 署 了 一 个 含 硅 酸 饥 的 玻璃 
珠 , 工 作 时 和 锦 珠 通过 锋 丝 电流 加 热 ,使 
周围 的 氧 分子 分 解 成 活性 氢 原 子 , 氨 
原子 进 … 步 与 氧 分子 反应 形成 高 化 学 
活性 的 边界 屋 , 当 样 品 进 人 后 , 含 狐 、 
吏 的 组 分 在 热 化 学 活性 边界 层 分 解 ， 
生成 电 仙 性 碎片 NO CN, PO, PO 
等 ,离子 化 后 由 收集 极 收集 检测 ,选择 
性 :NAC 445x107 PVC 为 1x10;,。 检 


测 限 为 5 x 10°" - 8 '(P)( Bhatt 
Bi), <1xlO%g-s" (N) (BA 
#2), 


MEH deuterated reagent 其 
中 的 'H 被 2D 取代 的 化 学 试剂 。 为 获 
取 液 体高 分 辨 NMR it, MERA 
剂 洲 解 或 稀释 样品 。 不 入 抑制 深 剂 的 
干扰 还 可 作为 化 学 位 移 的 参考 标准 。 
TEA ARS. A ABTA 
有 CDCI, ( CD, ),CO, ¢ cD, ),50, 
C: DeC D N, CD OD 等 。 

MET deuterium lamp 是 一 种 损 
气 弧 光 放 电灯 ,能 辐射 出 180 ~ 
370nm 波 妇 范围 的 连续 光谱 ， 在 
220 ~ 230mm 处 出 现 此 外 辐射 蜂 区 ， 
车 采用 Mg, F 等 闭 外 窗 则 可 在 170nm 
以 下 的 真空 紫外 区 也 有 较 强 的 辐射 。 
与 氢 灯 相 比 ， 常 灯 的 紫外 辐射 强度 更 
大 ,还 有 稳定 性 好 、 寿 命 较 长 等 优 
Ao PRY HERA RSP RB Sb, 
在 原子 吸收 分 光 光 度 计 中 ， 饼 灯 是 最 
常用 的 背景 校正 光源 。 
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KAT REBR 
background correction 


deuterium lamp 
HRAT Be 


ES TUR, ER | 
WERE ETP, SAS a BAT BR 


光源 测定 光 吸 收 时 ， 测 得 的 是 原子 吸 
收 和 背景 吸收 的 总 吸光 度 4 ， 而 用 
气 灯 连续 光源 测量 光 吸 收 时 ,由 于 被 


测 元 素 的 原子 吸收 很 小 〔 约 相当 于 | 


总 入 射 光 强 的 1%)， 可 以 忽略 不 计 . 
证 以 将 测 得 的 吸光 度 A, 仅 看 作 是 背 
景 吸收 。 用 空心 阴极 灯 和 气 灯 两 次 测 


TOR ILBE FAD. A = 4, - 4， 即 得 到 | 


押 除 了 背景 吸收 的 谱 线 奖 吸 光度 值 。 
气 灯 发 射 较 强 的 波长 区 是 190 ~ 
350nm, Fate, at) ASE RE IF Be She 
HAMAR RAY. RIM RAR 
TR eae FS AT Be UT o 

Fg 
meability 


magnetic: conductivity per- 
去 示 介 质 磁 性 的 物理 量 ， 


RY, AA RL IRR M 的 介质 
产生 附加 磁场 AO: H' = 4M = 
Anh., y 为 磁化 率 。 体 系 的 磁感应 强 
BE BWR B= (1 +4m)H=pH。 
这 里 六 = 上 +4oy, u RARER, th 
称 为 导 磁 系数 。 在 相同 磁场 中 ， 介 质 
的 导 磁 率 越 大 ， 琵 感应 强度 也 越 大 。 
SHR conductive paste 在 进行 
扫描 电镜 分 析 时 ， 如 需 分 析 的 样品 是 
粉末 样品 或 不 导电 样品 ， 可 将 其 炸 在 
一 层 表面 涂 有 石 垩 胶 或 火 稿 胶 的 精 带 
上 ， 以 方便 检测 。 主 要 起 导电 作用 ， 
降低 分 析 过 程 中 样品 的 充电 现象 。 其 
要 求 是 应 该 具有 较 低 的 真空 放 气 性 能 
和 较 好 的 导电 能 力 。 


导数 比率 法 derivative ratio method 
SET SUR KPA RRS 
法 的 原理 ， 采 用 导数 兴 谱 处 理 的 一 种 
新 型 测定 方法 ， 可 以 很 方便 地 对 两 个 
或 两 个 以 上 相互 重 秋 或 很 靠近 的 吸收 
峰 ， 进 行 分 辨 和 测定 通常 利 用 测定 
EAS EL PE ah RE, UE 
行 计 算 : 

导数 分 光 光 度 法 derivative spec- 


trophotometry 利用 导数 吸收 光谱 进 


行 测定 的 一 种 光度 分 析 技 术 。 导 数 光 
谱 对 吸收 强度 随 波 长 的 变化 很 敏感 ， 
对 重 琶 吸收 带 有 较 好 的 分 辨 能 力 ， 能 
选择 性 地 放大 窄 而 骅 的 吸收 带 ， 从 而 
能 从 一 个 强 干扰 背景 中 检测 出 较 弱 的 
信号 ,提高 狭 罕 谱 带 吸 收 强度 从 而 提 
高 分 析 灵 敏 度 ， 所 以 ， 导 数 分 光 光 座 
法 在 多 组 分 问 时 调 定 、 浑 省 样品 分 


| 析 、 清 除 背 景 于 扰 、 强 化 光谱 精细 结 
量 网 为 1。 当 介质 在 磁场 强度 五 的 情 


A. A, 


106 dao 4f 


PADS RG mA Hkt 
的 优点 。 自 前 ,市 售 的 分 光 光 度 计 已 
能 方便 地 获得 1 ~ 4 阶 甚至 更 高 阶 的 
导数 光谱 。 参 多 导数 光谱 条 。 

导数 光谱 derivative spectra 物质 
分 子 对 不 同 波长 的 光 具 有 选择 性 吸收 
ROPE TE, GH HDR UE (A-A E 
2) FTE. MRR EE 4 对 波 
HA SR Br Ba, -RE 
号 对 波长 作 图 ， 所 得 曲线 称 为 一 阶 导 
BOC {dd4ida-A HAE). BAT RR 
得 二 阶 、 三 阶 . 四 阶 . 高 价 学 数 光 
谱 。 吸 收 光谱 与 各 阶 导 数 光 详 间 峰 、 
BAIT MH SLA, LASER 
光谱 进行 特质 定量 测定 的 分 析 技 术 称 
为 导数 分 光 光 度 法 。 参 见 导 数 分 光 光 
度 法 条 。 

导数 周 步 荣光 derivative synchro- 
nous fluorescence 将 同步 扫描 和 导数 
荧光 光谱 两 种 技术 结合 起 来 的 方法 。 
导数 荧光 光谱 有 利于 增强 次 要 光谱 ， 
导数 阶 数 越 高 ， 谱 带 变 得 越 尖 悦 ， 分 
PR, (AMR. Teer 
步 荧 交 既 可 以 改善 分 辨 能 力 ， 排 除 基 
ATH, RAAFRR REE. CE 
一 种 适用 于 混合 物 分 析 的 快速 、 简 便 
和 和 有效 的 方法 。 和 参见 导数 荣光 条 。 

SHAH derivative fluorescence 
记录 荧光 强度 对 波长 的 一 阶 导 数 或 更 
高 阶 的 导数 ， 可 以 得 到 相应 的 导数 区 
FOIE. AMES BE YET AE BADE AS AE A 
速率 〈 即 一 阶 导 数 ddA) AM 
or, BARB, ERREN 
即 为 一 阶 导数 荧光 光谱 。 以 此 类 推 ， 
MAb Ry Pr 时 是 二 阶 导 数 莹 光 


| 光谱 。 导 数 荧 光 的 定量 基础 是 阁 定 测 


定 波长 等 条 件 下 ， 荣 光 强 度 对 波长 的 
导数 值 与 分 析 物 的 深度 成 正比 关系 。 
导数 荣光 的 优点 是 可 以 碱 小 光谱 干 
扰 ， 增 强 特征 光谱 精细 结构 的 分 辨 能 
力 , 在 分 辨 多 组 分 混合 物 的 谱 带 重 
BE. MTR UC BIT BY Te Oo EA eg 
的 尖峰 时 十 分 有 利 。 

倒数 线 色 散 素 reciprocal linear 
dispersion ”表示 摄 谱 仪 线 色散 率 的 大 
小 的 一 个 参数 ， 以 线 色 散 率 的 余数 
da/di = 1 加 表示。 其 单位 为 nm.: 
mm '。 位 器 说 明 书 中 常 给 出 倒数 线 
色散 率 前 数值 。 线 色散 率 表 示 相 差 单 
位 波长 4 的 两 条 谱 线 在 摄 谱 仪 单位 
长 诬 的 焦 面 下 上 所 能 容纳 的 波长 数 。 
其 值 越 小 ， 表 示 二 谱 线 在 焦 面 上 分 开 
的 此 离 越 大 。 参 见 线 色散 率 杀 。 

fA ARE reciprocal lattice 为 便 
于 处 理 品 体 结构 同 其 射线 各 射 效 
ACM SER. BERR aE 
点 阵 的 一 组 基 矢 为 a: ,至 ， a, WMR 
用 下 式 定 义 男 一 组 基 穴 5， 和 刀 ， 
b, ff 


1 iss 
“5 人 0 ixj 
则 由 新 的 一 组 基 矢 上 b, b, Mit 
RAL SR APES SA 
关系 ， 被 称 为 是 原 晶 体 点 阵 的 倒 乙 点 
阵 。 两 个 互 为 倒 易 的 点 阵 之 各 存在 着 
如 下 关系 : (1) HERRERA 
体积 互 为 倒数 ， (2) RA ae 
HEA h, k, LHR AES 
TRELA BE H E e te ea A E 
点 Ch, k, 1) MRE H = hb, + 


G j=1,2,3) 
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kb, +ib, MHAB H HEKE EPEK 
族 的 面 间距 成 反比 。 在 X A Ga 
学 中 ， 用 一 个 倒 易 点 阵 点 来 代表 晶体 
点 阵 中 的 一 个 阵 面 族 ， 以 倒 易 点 阵 点 
的 坐标 (A, k, D 作为 阵 面 族 所 产 
ERMIR SHEER tH， 从 而 使 倒 易 
点 阵 点 和 衍射 多 上 的 入射 辛 点 联系 起 


来 。 各 种 衍射 现象 的 几何 学 ,衍射 公 | 


式 的 推导 ， 现 代 枉 射 仪器 的 设计 和 应 
Al, TSR Rb, RE 
SEM ROT ST, AREAS 
FEB So AE 

RRR reciprocal cell HEF 
处 理 晶 体 结构 阿 其 X 射线 入 射 效 应 
的 美 系 而 引进 的 抽象 晶 胞 ， 是 由 倒 易 
点 阵 中 的 3 个 臣 矢 定义 的 平行 六 面 
体 。 倒 易 唱 胸 和 参数 与 贞 胞 参数 相互 换 
算 的 关系 式 如 下 
at = sina cosg’ = 208cosy ~ cosa 

上 


singsiny 
b's acan casg = cosacosy — cosh 
¥ i sinasiny 
at „siny cosy * = eo ~ 
VY sinasin 
Vv" = + za be wx 
oo me 


vi-a es B" —cony + Joona o opey 

AF, a, ble a. By Mia’. 
Bt y Spey RS 
数 和 倒 易 晶 胞 和 参数; VAY A 
胞 体积 和 倒 易 晶 胞 体积 。 当 晶 胞 的 基 
RRA pm (3 U) 为 单位 时 ,， 倒 
Jay Sm A OAC BE AA HEE pm 
GRUD) 为 单位 。 由 于 点 阵 与 倒 易 
点 阵 上 共有 互 为 变换 的 性 质 ， 所 以 将 上 


+ 和 
bole lg 


式 中 带 * 导 的 变量 看 做 品 胞 参数 ， 不 
带 * 号 的 变量 看 做 便 易 晶 胞 参数 ， 等 
APER. 

德 套 - 比 谢 非 均 匀 固 体 光 散射 理论 
Debye-Bueche inhomogeneous solid light 
scattering theory H MPA T 
1949 E Gy we, fH) aR Dh Hh HE OE a 
RAE AMES RA FRE 
POS AE Se, Mor TAR 
体 光 散射 理 沦 。 基 基本 公式 为 

KE) = KV | yo) vl 由 
式 中 , (CK) dan GR BE, K 为 常 
BG ?为 极 化 率 的 均 方 涨 落 ， KER 


: 射 矢量 ; ”为 空间 任意 一 点 到 原点 的 
RE, Vs 是 散射 体积 。 如 果 是 均匀 体 


系 ， 则 没有 散射 ; 若 为 非 均匀 体系 ， 


则 散射 强度 正比 于 及 和 mm 的 乘积 。 
on, 为 相关 体积 ， 


(i, = f yir) xånr dr, 


HA isoelectric point; IEP 对 
两 性 分 子 而 言 ， 当 分 子 上 的 净 电 荷 等 
于 零 时 的 pH 值 称 为 该 分 子 的 等 电 
点 。 Fil, REREAD OR 
TERRI TIAR), ER RPA 
HERTE ( Te] RE & EE—COO” 
和 质子 化 的 氨基 一 NH; ， 分 子 的 净 
电荷 等 于 零 ) FE. SWRA pH 值 
小 于 其 等 电 点 pH (At, Oe 
一 00 会 被 质子 化 形成 氨基 酸 阳 离 
Fs MOA SRA pH 值 大 于 其 等 电 


， 点 pH 值 时 ， 其 质子 化 的 氨基 -一 NHy 


会 失去 质 了 形成 氨基 酸 阴 离子 。 不 同 
氨基 酸 的 等 电 点 不 同 。 


10g deng 等 


等 电 点 聚焦 isoelectric focusing; 
IEF 根据 每 种 蛋白 质 各 自 都 有 一 个 
等 电 点 的 特性 ， 如 果 将 它们 放 在 一 个 


连续 的 pH 梯度 环境 的 电场 中 ,不同 | 


淖 帕 质 就 会 迁移 并 停留 在 各 自 的 等 电 
点 位 置 上 ， 世 就 是 被 聚焦 于 一 个 狐 的 


区 带 中 ， 称 为 等 电 点 聚焦 。 此 方法 可 


用 来 分 离 熏 口 质 . 

SAE isocratic elution 在 一 
次 色谱 分 离 操作 过 程 中 ， 不 改变 流动 
相 的 组 成 和 浓度 ， 即 以 等 强度 流动 相 
洗 脱 全 部 组 分 的 方法 。 

等 方差 性 又 称 方 


equal variance 


差 齐 性 、 同 方差 性 和 方差 一 致 性 。 指 | 


被 检验 的 各 方差 在 给 定 显著 性 水 平 在 
统计 上 没有 显著 性 差异 。 

每 方丈 性 检验 test for equal vari- 
ance 从 统计 上 检验 各 方差 在 给 定 的 
显 着 性 水 平 下 是 否 齐 性 (一致 性 )。 
检验 方差 齐 性 的 方法 有 xX 检验 法 ，F 
ag, ERE, RRR 
法 。 哈 特 利 核验 法 等 。 

等 精度 测量 equally accurate meas- 
urement 各 次 测量 具有 相同 的 精度 。 
同一 个 人 在 相同 的 试验 条 件 下 ， 在 短 
时 间 内 对 同一 试 样 进行 多 次 重复 测 
量 , 可 视 为 等 精度 测量 。 不 向 的 实验 
室 在 相同 的 条 件 下 对 相同 的 试 样 进行 
的 多 次 重复 测量 ， 或 同一 个 人 在 相同 
的 试验 条 件 下 ， 在 较 长 的 时 间 内 对 同 
一 试 样 进 答 的 多 次 重复 测量 ， 有 可 能 
是 等 精度 测 基 ， 亦 可 能 有 是非 等 精度 测 
i, AE ASHEMS, 需 对 测量 的 
方差 进行 等 方差 性 检验 。 

等 距 抽样 


systematic sampling ¥ 


称 系统 抽样 或 机 械 质 样 ， 人 参见 系统 抽 
He. 

等 离子 体 pasma 也 称 “等 离子 
区 ”。 一 般 指 电离 的 气体 ， 主 要 由 离 
子 、 电 子 和 未 经 电离 的 中 性 粒子 所 组 
成 。 因 正 负 电荷 密度 几乎 相等 ， 故 从 
整体 上 看 呈现 电 中 性 。 例 如 ， 火 鸠 和 
FTL PA Baka}, KARS EE 
的 表 阐 等 。 在 等 离子 体 中 电磁 力 起 主 
要 作用 ， 能 引起 和 普通 气体 大 不 相同 
的 内 部 运动 形态 ， 例 如 电子 和 离子 的 
集体 震荡 ， 因 此 也 有 人 称 它 为 “ 物 
质 第 四 态 ”。 等 离子 体 的 研究 在 天 体 
物理 学 、 气 体 放 电 、 微 波 和 超声 波 流 
体 学 方面 都 有 重要 作用 ,在 表面 分 析 
中 ， 主 要 用 来 产生 高 密度 离子 束 。 

FEFE plasma photosource 
等 离子 体 是 一 种 电离 度 大 于 小 1 和 %% 的 
电离 气体 ， 由 电子 、 离子 、 原 子 和 分 
子 等 组 成 ， 其 中 电子 数目 和 离子 数目 
基本 相等 ， 整 钵 呈现 中 性 ， 也 称 为 物 
KGAA. WARN AHR 
ES Re. EE, Bae 
山子 体 光 源 ， 公 指 新 近 发 展 起 来 的 直 
HES PA. BASATE (ME 
小 于 100MHz) APRS ASH OH 
率 为 200 ~ 9000MHz》 三 类 ,前 一 类 
分 有 有 电流 型 和 无 电流 型 ， 后 一 类 分 电 
CARA AGA. MEARS 
离子 体 光 源 是 直流 等 离子 焰 (DCP), 
HRS SSR Te ICP) MA 
看 微 波 等 离子 炬 (CMP})。 家 流 等 离 
子 焙 的 设备 比较 简单 , 检 出 限 和 精密 
度 都 较 好 ,基体 效应 不 大 , 铅 定 范围 较 
ROBO A. BRA Se 
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BOF Pah RE A BE, SPR HY 


小 ,测定 范围 宽 , 现 已 得 到 广泛 应 用 。 i 
容 耦 微波 等 离子 起 的 检 出 戎 和 精密 度 


都 较 差 ,化 党 干扰 .电离 干扰 和 基体 影 
响 都 较 严 重 ,现在 应 用 尚 少 。 
SMT R plasma desorption; 
PD 质谱 分 析 中 的 一 种 离子 化 方法 。 
将 被 分 析 的 样品 族 囊 在 金属 薄膜 或 纤 
HRA ec rE oP Ce 产生 
多 变 ， 生 成 商 能 量 〈 约 100MeY) 的 
快速 的 、 方 向 相反 的 两 个 离子 ， 
WOT + 和 “Ba** NTF, -个 离子 飞 
向 质谱 的 “开始 检测 ”开关 ， 另 一 
个 高 子 打 在 诊 数 样品 的 金属 薄 樟 或 纤 
维 束 膜 上 ， 从 而 使 样品 温度 瞬间 升 至 
数 直 度 ， 当 升温 速度 高 于 样品 的 分 解 


速度 时 ， 样 品 来 不 及 分 解 就 从 表面 挥 | 


发 并 同时 电离 。 该 方法 属于 一 种 重 离 
子 诱导 解吸 法 。 

SMTA plasma torch tube 
SRF PRM ESRI, HERR 
心 右 英 管 构成 。 它 是 由 Reed 炬 管 改 
进 后 用 于 光谱 分 析 ， 在 高 频 电磁 场 作 
用 下 ,使 流 经 石英 管 的 载 气 (通常 
PRT) 电离 而 形成 能 自持 的 稳定 
等 离子 体 。 当 增加 频率 时 ， 册 于 趋 肤 
效应 ， 等 离子 体形 成 环 状 结构 ， 从 而 
获得 良好 的 光谱 分 析 性 能 。 通 常 将 厂 
英 炬 管 称 为 等 离子 体 拭 管 。 

SMF te ER plasma chroma- 
tography 经 乞 相 色 谱 分 离 后 的 各 组 
分 与 等 离子 体 接触 而 反应 ， 可 得 到 非 
常 稳定 的 离子 -分 下， 这 些 离子 -分 子 
HES Hh E A > Fea TE Be A 
内 ， 经 电场 作用 而 发 生 漂移 ， 由 于 被 


和 分离 组 分 的 结构 不 同 ， 相 应 的 离子 - 
分 子 漂移 的 速率 不 同 ， 到 达 收 集 器 的 
时 间 也 就 不 同 ， 从 而 获得 了 彼此 的 分 
离 。 根 据 记录 的 等 离子 谱 图 《类 侯 
一 般 的 色谱 图 ) 可 进行 定性 和 定量 
分 析 ， 等 离子 体 色谱 的 最 大 特点 是 灵 
敏 度 非常 高 ， 可 以 测定 0.1lpg + L 
以 下 的 物质 ， 对 大 气 中 痕 量 污染 物 的 
测定 是 一 种 有 效 的 方法 。 

ATAMA plasma loaa peak 
在 XPS 分 析 中 ,任何 具有 足够 能 量 
的 电子 通过 固体 时 ,可 以 引起 导 带 
“电子 气 ” 的 集体 振 落 而 产生 能 量 损 
Re 由 于 连续 受到 多 次 损失 ， 故 而 在 
图 谱 上 呈现 一 系列 等 间距 的 峰 ， 强 度 
逐渐 减弱 ， 川 等 离子 体 损失 峰 。 通 过 
对 等 离子 体 损失 峰 的 观测 ， 可 以 研究 
物质 表面 氧化 的 情况 。 其 属于 电子 能 
TERRA, ERRE AEE Be 
PRE RATE DHE RS E 
VASE Arde EL Sp T E ea 
离子 体 损失 峰 。 

等 能 量 同 步 荧光 光谱 法 equal 
energy synchronous fluorescence method 
局 步 荧 光 光 谱 法 的 一 种 。 以 能 量 关 系 
代替 波长 关系 ， 在 两 个 单 色 器 的 同时 
扫描 过 程 中 使 激发 波长 与 发 射 波长 之 
阿保 持 固定 的 能 量 差 ， 这 种 方法 称 为 
等 能 量 同 步 菊 光 光 谱 法 。 它 元 其 适合 
于 多 环 芳烃 的 鉴别 和 测定 。 由 于 室温 
和 低温 情况 下 多 环 芳烃 的 振动 谱 带 向 
捅 基本 相同 ， 大 约 为 1400cm -， 该 
值 与 光谱 区 域 无 关 ， 因 此 在 多 环 芳烃 
混合 物 的 测 芝 时 可 以 广 使 地 用 一 个 能 
量 差 值 进行 整个 光谱 的 扫描 。 而 且 当 


H0O deng 等 


BOT E SRR EMA TT L 
WSS TE. TEA -A OS 
HE” AFR 

等 色 点 光度 法 isoabsoption point- 
spectrophotometry — 亦 称 等 吸收 点 光 
HERE. WR Ki tE p P 
若 在 试 样 溶 被 中 含有 x Al y 两 个 吸收 


光谱 严重 重合 的 组 分 ,为 了 使 测定 x ， 


不 过 ?的 干扰 ， 可 在 y 的 吸收 光谱 上 
选 出 具有 相同 吸光 度 的 两 个 波长 å 
和 aA， 作为 测定 波长 测定 吸光 度 A, 
AA, MEZ AA 与 x ARERR 
性 关系 而 与 + 无关， 即 

AA=(e -e,je, (b=1lom) 


AP, el, e, PB x HEA, MA, 
处 的 摩尔 吸光 系数 。 

等 邮电 泳 -毛细 管区 带电 泳 态 合 进 
样 。 isotachophoresis_injection-coupled 
with capillary zone electrophoresis 用 
两 根 内 外 径 相 同 的 毛细 管 对 接 ， 上 段 
ARK (TP) 级 ,下 段 为 毛细 
管区 带电 泳 (CZE) 级 ， 两 级 分 别 装 
有 检测 器 D, 和 Das 。 样 品 由 进 样 疝 或 
注射 器 定量 注 人 ITP 毛细 管 后 ， 开 始 
等 速 电泳 窗 集 。 当 区 带 经 检测 器 D， 
到 这 接口 处 时 ， 通 过 控制 疼 门 从 接口 
处 排除 基体 组 分 。 然后 将 样品 组 分 转 
SB C2E 毛 纲 管 由 ， 在 除去 样品 基 
ES, TE CZE 毛细 管 中 完 成 分 离 。 
这 种 装置 有 较 高 的 浓缩 效果 ,可 将 进 
样 体积 浓缩 100 ~ 1000 S, MIRA 
减少 CZE 负载 ， 降 低 检测 限 ， 扩 帘 
定量 线性 范围 ， 非 常 适用 于 复杂 生物 
基体 中 微量 成 分 的 分 离 。 


等 温 原 子 化 constant temperature 
atomization ak ARB ik. 在 五 
黑 炉 内 壁 与 炉 内 气相 温度 达到 平生 
后 , HAM GBR RASS 
AUR FERE. A Bei of Pe 
压 大 电流 方式 加 热 ， 从 室温 逐步 或 分 
步 上 升 到 原子 化 温度 ， 在 整个 加 热 过 
程 中 ， 炉 温 随 时 间 而 变化 ， 即 时 间 的 
不 等 湿性 。 炉 内 不 同 区 域 的 温度 分 布 
亦 不 均 句 ， 炉 中 心 温度 高 于 炉 的 两 端 
和 进 样 口 的 温度 ， 即 室 章 的 不 等 温 
性 。 炉 内 温度 分 布 的 时 间 和 空间 不 等 
WE, PRA PIETER. EK 
现 等 温 原 子 化 的 方法 有 : 提高 升温 速 
率 与 原子 吸收 峰 出 峰 时 间 延 迟 。 前 者 
如 采用 电容 脉冲 放电 和 最 大 功率 升 
温 ， 使 基体 化 合 物 分 子 迅 速 完全 解 离 
FRA BM, WARS RADE 
散射 的 干扰 ， 被 测 元 紊 迅速 原子 化 ， 
获得 锐 吸 收 峰 。 后 者 如 平台 原子 化 和 
探 针 原 子 化 ， 它 们 依 理 管 的 壁 辐 射 热 
DA, KARR See, SA 
温度 先 于 平台 或 探讨 达到 元 素 原 子 化 
温度 ， 原 子 出 峰 时 间 移 独 石 加 护 管 辟 
与 气相 温度 达到 基本 稳定 平衡 之 后 ， 
元 素 进 人 气相 原子 化 ,避免 了 已 分 解 
的 分 子 重新 结合 和 凝聚 。 

等 吸光 点 iscabsoption point ap RK 
等 色 点 。 指 两 种 或 两 种 以 上 化 合 物 
{或 同一 化 合 物 的 两 种 存在 型 体 》 的 
吸收 强度 相等 处 的 波长 。 等 吸光 点 的 
出 现 常 提示 丙种 化 合 物 {或 则 一 化 
合 物 的 两 种 存在 型 体 ) 的 存在 。 

FRA equivalent position ”在 对 
称 图 形 中 ， 一 个 点 经 某 一 指定 的 对 称 


等 低 di H 


元素 作对 称 操 作 之 后 ， 与 另外 一 个 点 
党 全 重合 . 那么 这 上 是 个 点 就 互 为 等 获 
Ao IPPON RRL. FERRE F, 
PROS BT LE Aaa RN E E bo 
宏观 晶 面 .也 可 以 代表 结构 巷 元 或 卓 
胞 中 的 坐标 点 等 歼 点 之 问 的 等 效 关 
MAME ff ELITR Ee, it 
且 在 物理 和 化 学 性 质 上 也 完全 一 样 。 


SBF AR equivalent electron 


cireuit RSG o Ha eI BE 
与 并 联 的 步骤 所 涉及 的 能 车 按 反 应 阻 
抗 用 -种 电子 电路 来 措 述 ， 当 它 得 到 
实际 电极 过 程 所 测 得 的 各 个 参数 的 验 
证 时 ， 便 称 之 为 该 电极 过 程 的 等 效 电 
FER. 

等 效 声 级 equivalent sound level 
是 曝 声 的 主观 评价 方法 之 一 。 声 级 是 
指 声场 中 某 点 相应 宇 在 可 听 频 城内， 
按照 特定 频率 计 权 而 合成 的 声 压 级 
值 。 当 噪声 随时 间 而 变动 时 ， 用 等 效 


南 级 评价 。 基 一 段 时间 内 的 点 声 级 |! 


{ 与 人 耳 对 噪声 感觉 性 能 ) 按 能 量 的 
平均 值 称 为 等 效 连 续 A 声 级 ， 简 称 
等 效 声 级 或 平均 声 级 。 用 公式 表示 为 


1 了 
FE = 10tg +f 10°44 dy 


AP, Ly, A SR, AA 
WM; TARA, L ARM A BR, 
如 果 响 声 是 稳 态 的 ， 等 效 声 级 就 应 该 
二 噪声 的 点 计 权 声 级 。 

MRTH equivalent reflection 对 
应 于 余 易 空间 中 由 晶体 所 属 的 点 群 对 
称 性 联系 起 来 的 一 组 点 阵 点 的 入射 ， 
称 为 等 效 入 射 。 等 效 衍射 的 衍射 强度 
理论 上 应 该 是 相等 的 。 


等 压 质 量变 化 测定 isobaric mass- 
change determination ”在 程序 控制 温 
度 下 ， 当 挥发 物 的 分 压 恒 定时 调 基 物 
质 的 平衡 质 晤 与 温度 关系 的 一 种 技 
术 。 访 法 适用 研究 具有 重 茶 反应 的 
热 分 解 过 程 ， 例 如 利用 此 法 可 确定 
MgSO, + 7H,O 的 脱水 反应 机 理 。 


! MgSO, r 7H,0 的 脱水 机 理 ARs 首先 


SCHE FRR, RRR 
个 水 分 子 形成 MgSO, + 3H2O， 此 时 
MgSO, - 3H,O 固体 及 饱和 和 溶液 和 水 
RAMA RAR, RARR RAY 
BHA 1ST, 115 MgSO, - 3H,0 
分 解 形 成 MgSO, + 2H,O 和 MgSO, - 


| Hd0 组 成 的 混合 物 ， 在 150T 


MgSO, + 20,0 失去 -个 水 分 子 生成 
MgSO, + H,0， 高 于 3100, FRB 
的 结晶 水 全 部 脱 掉 。 

ERRER low resolution masa 
spectrometer; JR-MS 分 辨 率 在 1000 
以 下 的 质谱 仪 。 单 聚焦 质谱 仪 、 四 极 
质谱 仪 、 不 带 反 射 静电 透镜 的 飞行 时 
间 质 谱 仪 都 篇 于 低 分 辨 质 诺 仪 。 由 于 
这 种 质谱 仪 的 分 辨 率 低 ， 测 定 的 质量 
精度 也 休 ， 但 与 高 分 辨 质谱 仪 相 比 . 
价格 和 维护 费用 要 低 得 多， 并 且 操 作 
简单 。 这 类 仪器 要 比 高 分 辨 质谱 仪 应 
用 更 广泛 。 

Em low load column ME 
低 容量 柱 。 只 能 承受 较 低 样品 量 
(溶质 绝对 量 ) 的 色谱 福 。 目 前 使 用 
的 帘 效 分 离 柱 的 容量 一 般 来 说 都 比较 
优 ， 因 为 低 负 茄 柱 的 分 离 效率 高 ， 适 


| ETETEA EAEE RH 


分 析 。 


u2 di 低 


BERRA tow density lipopro- 
teins LDL tit 32 AEA BEN E BR 
FE LA AR BE E A A A E 
FUROR BURA 20 ~ 
250m, Æ E 1.0 ~ 1.063, gJ Æ 
73% , Bol NAA RBAY iS. © 


PRUE ERR B. ie | 


SEAR TEP BOAH [SRS RS AB ee 
AY 65% ~75% , Sy ike th Be i 
BOR PRR, Sia ee 
BEAK. KP RRRALSARE 
it, SURPRISE. EEE 
FREAKS BREA, Hei 
FAA O(S3. 1 £5. 23%, 

低能 电子 衍射 “low energy electron 
diffraction; LEED 用 较 低 能 量 
(10 ~500eV) 的 低能 电子 来 入 射 到 样 
MER ERTIK. h Tm iA 
体 中 的 原子 按 … 定 规则 排列 ， 放 对 电 
子 束 将 起 到 入 射 作用 ， 能 观察 到 其 入 
射 图 像 。 因 为 这 个 能 量 的 电子 柬 的 波 
长 大 约 为 0.05 ~0.4nm， 与 原 于 间 的 
距离 相当 ， 这样 的 弹性 散射 电子 只 能 
来 自 样品 表面 0. 5 ~ 1nm KRE, A 
此 低能 电子 入 射 是 一 种 灵敏 的 表面 检 
测 手段 。 其 揭示 的 主要 是 表面 原子 的 
排列 结构 ， 因 此 经 常用 来 研究 单 晶 表 
面 的 结构 以 及 外 来 物质 的 吸附 和 表面 
反应 过 程 的 表面 结构 变化 。 此 处 ， 通 
过 衍射 斑点 ， 可 以 计算 出 表面 的 原子 
yA Mee, 

低能 离子 散射 说 low energy ion 
scattering spectroscopy; LEISS 用 较 
低能 量 〔〈 一 白 至 几 生 电子 忧 ) 的 高 
子 人 射 到 固体 表面 ， 检 测 离子 经 表面 


夺 撞 后 背 散 射出 来 的 人 射 离子 ， 调 景 
它们 磁 掩 后 损失 的 动能 所 得 到 的 谱 
图 。 用 低能 离子 散射 谱 可 以 获得 有 关 
表面 原子 的 种 类 及 晶 格 排列 的 信息 ， 
硅 多 相 催 化 剂 、 原 子 扩散 、 合 金 的 分 
离 、 氧 化、 腐蚀 的 研究 中 有 重要 的 应 
用 。 低 能 离子 散射 谱 是 单 原子 层 检 测 
SOR, 缚 出 的 是 表面 第 一 - 层 原 子 的 信 
筷 ， 是 一 种 真正 的 表面 分 析 技 术 。 
TERE low-energy collision — 
般 发 生 在 四 极 质 谱 和 离子 阱 类 型 的 质 
HF. ERARE, STRAM 
十 电子 供 待 的 加 速 电 压 ， 在 进行 碰撞 
话 化 时 ， 帮 撞 能 和 量 很 低 ， 只 有 10 ~ 
100eV, MRI ATA RE tHE. PAE AY 
碎片 较 少 ， 因 此 低能 磁 摘 的 信息 量 不 
姐 高 能 碰撞 多 。 

低能 损失 扫描 电镜 low energy loss 
scanning electron microprobe 当 低 能 
电子 东 与 固体 表 商 发 生 相 互 作用 时 ， 
惠子 东 的 能 量 会 产生 损失 。 利 用 低能 
损失 电子 来 成 像 的 扫描 电镜 称 为 低能 
AT, TERT HP, ST 
ATF ON Hi RR A, EA 
电子 能 基 附 近 有 一 个 峰 ， 与 对 应 人 射 
电子 的 能 在 差 很 小 ， 叫 低能 损失 电 
子 。 采 用 这 种 能 量 损 失 电 子 成 像 ， 所 
得 图 像 川 低能 损失 像 。 AHR LE 
的 特征 损失 能 量 的 分 布 还 可 以 获得 元 
素 的 分 布 像 。 
{EASE chemistry of low concen- 
twain MRI RAT MERE 
中 的 一 些 物理 化 学 特性 的 一 个 化 学 研 
究 领 域 。 特 别 在 放射 化 学 研究 中 ， 放 
BE PR AP BEE FER, GAA F 


低 di n3 


107” ~-10°" mol 上 水平 加 入 沉 
淀 麟 ， 不 能 形成 独立 的 沉 注 相 ， 而 是 
DARE GORE (OP ERR, Bae a 
ERER, GEEN -个 重要 特点 。 
低频 电子 自 旋 共振 low frequency 
ESR 一般 认为 微波 频率 低 于 X 波段 
的 称 为 低频 电子 自 旗 共振。 在 低频 情 
沈 下 水 的 介 电 损耗 较 小 ， 低 频 电 子 自 
旋 共 扰 二 合用 于 研究 含水 样品 ， 特 别 
基 生 物体 系 样 凯 ， 戎 见 高 频 电 子 自 族 
共振 条 。 

{EHH low capacity eoiumn X 
MRKA. 参见 低 负荷 柱 条 。 

TARK low-pass filter 截止 
淡 光 片 的 -- 种 ， 它 的 带 通 区 {允许 
光 通 过 的 光谱 区 ) 在 短波 长 区 ， 即 
它 可 使 波长 短 二 该 滤 光 片 标示 波长 的 
党 通 过 ， 而 使 被 长 长 于 该 滤 光 片 标示 
BORER. 

(ERE RE cryostat 是 进行 低温 
或 变温 ESR 测试 的 附件 。 当 用 插 人 
式 杜 瓦 普 时 ， 吕 能 进行 液 所 或 液 氨 泥 
BER ay ESR Wat, AR RAT E 
CSG WA iia HH ik EA] 5a AX eh R. 
AR TR PMA EAS RY 
At a EE AG BS AER IE PY BBE 
POM EAB. Ma aT REE 
os Sth AS 3d BE A E 10K 或 更 低 。 低 温 
恒温 器 具有 真空 层 和 自 保 温 层 等 多 层 
TEHE. APS EEE 
送 管 中 心 的 液 握 传送 管 外 面 再 加 一 液 
IE (AME HA AU E E N 
ERR — AAA LR), EAF 
保持 内 部 的 低温 


low temperature in- 


frared spectra Ji (8 SOF SE AAR A 
外 光谱 条 。 
{EIB RAK low temperature cine- 


利用 低温 等 离子 体 发 生 装 
BH. 在 较 低 温度 下 使 试 样 氧化 分 解 。 
等 离子 体 装 置 分 解 试 样 的 工作 原理 是 
在 高 频 电 场 ( 约 13 MHz) 振 落 下， 
氧 形成 气 等 离子 体 。 乞 等 离子 体 是 氧 
StF BY eS ERARE 
AST. RET. RET., Pe 
合 组 分 的 总 称 。 这 些 组 分 具有 棚 强 的 
Hite A, RAL RAED RAI 
it PIR IK AL. RHEN aie itl RE. 
女 天 践 少 了 待 测 物 的 挥发 和 吸附 损 
失 ， 使 灰 化 趋 于 御 底 。 再 加 之 炭 粒 残 
存量 少 .降低 了 类 的 吸附 损失 ， 提 高 
TERE, HERS MAA. a 
白 值 低 ， 故 为 较 理 想 的 处 理 样 品 
的 方法 。 

低温 磷 光 法 low temperature phos- 
Phorimetry; LTP 从 第 一 电子 激发 二 
AS (T) 回 到 基态 (S) 时 伴随 
的 光 辐 射 现象 。 三 线 态 的 寿命 较 长 ， 
激发 态 分 子 容易 发 生 Ti 一 So 的 内 转 
RAE. MAHAR SA 
FSS FACE SDF UR) EA we Be A te I 
化 学 反应 而 去 活化 ， 因 此 通常 将 待 测 
WAR TRAM CM. RAS. Z 
醇 等 的 混合 溶剂 中 . OR 
AME, 77K) 测定 所 形成 的 明净 的 
刚性 玻璃 体 的 磷 光 ， 这 种 方法 称 为 慨 
APDE. EJL 十 年 来 室温 磷 光 技术 
得 到 了 长 是 的 发 展 ， 本 以 更 方便 、 快 
捷 地 进行 岁 光 测定 。 

BEER 


faction 


low temperature chroma- 


iM di ik 


tography 


维持 活性 的 生物 样品 的 分 析 。 
JE i 38 HE 
rimetry Sid bh, (hee ets 
多 时 现 峰 形 较 宽 的 带 状 。 而 多 种 荣光 
体 混 合 ， 特 别 是 化 学 结构 相近 或 有 同 
PHAR EBLE, ERA 
FE. 很 难 鉴 别 和 测定 。 但 在 低温 和 
- 定 条 件 下 ， 发 光 体 可 以 给 出 尖锐 的 
药 光 谱 线 ， 从 而 可 能 对 荧光 体 进 行 指 
纹 识 别 或 对 混合 物 中 某 些 组 分 进行 定 
BW. CU TSAR IER. 
如 利用 Shpol'skii $e is MI ORE E 
Je. SRM SESE. FOE 
PARI. AURRE PARA 
TE REPEAL I: 
法 等 。 低 温 荧 光 法 选择 性 高 ， 为 提高 
灵敏 度 ， 才 采用 油光 光源 。 
EART low-temperature st- 
omization ALAR (Hg) AB 
或 其 氧化 物 在 低温 下 的 易 挥发 性 ， 将 
其 导入 原子 化 器 内 在 较 低 的 温度 下 产 
ZR TRAE. 该 法 包括 氢化 物 
发 生 法 和 低温 来 原子 化 法 。 前 者 是 将 
Ge, Sn, Pb. As, Sb. Bi, Se, Te, 
TR Al Ca Ae 
还 愿 剂 是 NaBH, 或 KBH,) AS 
化 物 ， 或 用 电化 学 还 原 法 发 生 所 化 
物 ， 再 将 氧化 物 导 人 原子 化 器 进行 原 
子 化 。 后 者 是 将 未 化 合 物 还 疙 为 金属 
R, PERE. 或 者 先 将 乘 化 合 物 


转变 为 易 杆 气 化 的 形态 ， 如 乘 的 双 硫 | 


FEGH., ARGEMA E 
RRS, MER RRT BAAR 


存 低温 下 操作 的 色谱 方法 。 ; 
用 于 热 稳定 性 差 或 需要 在 低温 下 才能 | 


low temperature fluo- | 


1 


WARRE. (in rth 
受 原 试 样 中 存在 的 基体 的 干扰 、 有 很 
低 的 检 出 限 。 

{EEE REF RE lyophilization 简称 
BRR. AER PIS UR, HK 
TAER D A ak AD BR AK, 
该 法 可 用 于 除 掉 生 物 组 织 中 的 水 分 和 
水 中 痕 基 杂质 的 测定 

低压 火花 光源 low voltage spark 
photosource 火花 放电 是 在 大 气压 下 
两 电极 向 的 一 种 气体 放电 现象 。 当 两 
电极 得 的 电压 很 高 时 ， 在 电极 间 酿 的 
RR FoR, PCE RI, 
使 电子 和 离子 的 数目 急剧 增加 ， 放 电 
邑 沿 着 电子 来 集 最 密 的 通道 进行 ， 形 
RRA A. TIS RR 
TT I, A FE KH 
ARE. BAL RIGHT, 
FRAG. (HAMAR EY, S 
压 可 达 数 百 个 标准 大 气压 以 上 ,温度 
可 达 10000K Ek. FAK. A FEE 
具有 比 弧 光 兆 源 强 得 多 的 激发 能 力 各 


1 电离 能 力 ， 能够 激发 原子 和 离子 的 光 


谱 。 各 种 火花 放电 都 是 利用 并 联 到 放 
FETE) BRAS FS ae PE A, ARBRE 
火花 放电 。 为 了 提高 火花 放电 的 功 
率 ， 可 以 采用 较 高 的 电压 或 者 采用 较 
大 的 电容 ,前 者 称 为 高 压 火 花 ， 后 者 
称 为 低压 火花 。 低 压 火 花 线 路 与 低压 
交流 弧 光 线路 大 致 相 同 ， 工 作 原 理 也 
相似 。 

4REE ZFS low voltage altema- 
ting current arc EAA GME FA] ASAE 
BEL ES E BR Ae E ee I PY 
高 温 来 激发 试 样 光谱 的 光源 。 它 是 发 


R di H5 


射 光谱 分 析 常 用 的 一 种 光源 。 由 于 它 | 
比 直 流 电弧 的 故 电 稳定 性 好 ， 因 此 应 j 


用 也 比较 广泛 。 根据 所 用 交流 电 的 电 


压 高 低 ， 交 流 电 弧 分 为 高 压 交 流 电 弧 


(high voltage alternating current arc } 


和 低压 交谊 电弧 两 类 。 且 前 光谱 分 析 
能 达到 的 压力 指标 【如 200kPa} F 


用 的 交流 电 颇 饮 大 部 分 是 低压 交流 电 
M., (EC He 2 Fit A O00 ag es Ds KB RH 
220V, 个别 采用 380V, es) oT HI 
FUSE FRE BL CHR, -K HOV, 
TER Fis Se Bc He AE A ST | dR 
GREER., Se LE 
ARMEE, RA Ke 
性 。 交 流 电弧 的 电极 温度 较 低 ， 电 弧 


TUBA, BE. Za | 
| 一 些 。 


是 局 期 性 的 ， 每 半 周 强制 引 顽 ， 日 每 
次 引 燃 时 在 电极 上 有 一 个 新 接触 点 ， 
即 一 次 新 的 取样 ， 使 取样 具有 和 良好 的 
代表 性 . 故 其 精密 庶 比 直流 电弧 好 。 
交流 电 强 的 分 析 灵 第 上 度 接近 直流 
AM, 

低压 扫描 电镜 low voltage scanning 
electron microscope; LVSEM 指 电 子 
AERA kY AMAR 
镜 。 该 扫描 电镜 具有 如 下 特点 ; 对 未 
链 层 的 非 导体 试 样 充电 效应 最 小 ; 次 


级 电子 信息 的 产 率 高 ， 获得 的 信息 对 | 
RHEUM, WARM, AL | 


MTERA TEE AE 
面 氧化 层 的 性 质 。 

(TERE low-pressure gradient 
又 称 外 梯度 。 是 在 低压 状态 玉 完 成 
流动 相 强 度 调 整 的 梯度 装置 。 只 和 需 
PAER. ER a 
HE, MAR ARR TT 


A., RARE EZR. AA 
比例 阐 是 在 泰 之 前 ， 所 以 是 在 常 讨 


.{ 低 永 )】 下 混合 之 后 再 增 压 输送 到 


色谱 杜 的 ， 
1h CE ARAB FRE low-pressure liquid 
chromatography 通常 指 在 蠕动 泵 所 


PE RRA HE. CRT RB 
{SR 7) APRS EN“ 


， 典 ” 液 相 色谱 。 然 而 ,因为 使 用 


泵 、 进 样 阔 和 检测 器 ， 使 整个 操作 连 
续 化 ， 还 可 实现 自动 梯度 洗 脱 和 馏分 
收集 。 在 制备 色谱 中 常用 。 通 常 使 用 
发 璃 或 聚合 物 材料 的 柱 管 ， 因 需 用 给 
RE, RP RE RR 


滴定 常数 titration constant; K, 
滴定 反应 的 平衡 常数 、 用 以 衡量 滴定 


| 皮 应 的 完全 程度 。 岗 如 用 -…- 强 碱 
; (NaOH) 滴定 一 弱酸 CHAD, 滴定 


反应 为 
OH” +HA=="H,O+4A7 

其 注定 常数 

K, = AA 

' [OH- ][HA] 
B AT “Ht 
“LOH }[ĦA][H*] 
„Ka Ll 


4 


K, K, 
AH., K 为 水 的 离子 积 (25 时 


| .=4.0x10"“); K, 为 HA 的 酸性 


常数 ;KK 为 A -的 碱 性 常数 。 显 然 ， 
为 使 滴定 反应 定量 完全 【反应 进行 
99.9% M E), HeK, 210°, 
MEME iodometry 一 种 氧化 还 
原 滴定 法 ， 原 其 法 中 的 一 种 。 以 TT- 


H6 d 滴 


EAERI, SRI E D E R 
L. WA Na,5,0, 进行 滴定 以 测定 这 
种 氧化 剂 的 方法 称 为 滴定 会 法 或 癌 接 
MEE. 


MER tier; T 生产 单位 经 常 


采用 的 -种 表示 浓度 的 方法 。 是 措 每 | 
毫升 标准 溶液 相当 于 被 测 物 质 的 克 | 


{ 或 毫克 ) HW, WU Tum RAR, M 是 
标准 溶液 深 质 的 分 子 式 ，M, EEM 
物质 的 分 子 式 。 例如 ， 每 毫升 AgNO， 
标准 洲 液 可 与 0.01169gNaCl 反应 ， 
则 此 AgNO, 标准 溶液 对 NaCl 的 滴定 
度 可 表示 为 Tamoya = 0.01169g - 
m, 车 某 次 滴定 用 去 此 AgNO, 标 


HERH 23.25mi， 则 此 试 样 中 含 Nacl | 


的 质量 m = 23.25 x 0.01169g = 
0. 2718g。 这 种 深度 表示 法 可 以 直接 
从 滴定 所 消耗 的 标准 溶液 体积 ， 方 恒 
地 计算 分 析 结 果 ， 对 工厂 等 生产 单位 
的 讽 行 分 析 很 为 适用 。 

WEB bores 容量 分 析 中 用 来 
测定 滴定 溶液 体积 的 仪器 。 它 是 主体 
是 带 有 准确 刻度 的 、 细 长 而 均匀 的 玻 
WE. 根据 欲 感 滴定 溶液 的 性 质 要 
R, 滴定 管 分 酸 式 滴定 管 和 三 式 滴定 
EMR {参见 右 图 )。 酸 式 漕 定 管 下 
Bea ay Fs TE, FA ae 
或 带 氧 化 性 的 溶液 ; BORE EP a 
连接 一 小 段 橡皮 管 , Aha eR 
oe Ce A), REETAN 
Hie RRS. ADR RR 
定 洲 液 。 有 不 同 容量 的 滴定 管 ， 带 量 
分 析 用 的 滴定 管 容量 为 el 和 
50m], -JARE G O. iml, 读数 可 和 估 
itaj 0. Olml; 此 外 ， 还 有 10ml 5m, 


| 2ml 的 半 微 量 和 微量 滴定 等 ,刻度 更 


为 精细 .为 性 免 或 诚 少 某 些 滴定 洲 
液 ,如 AgNO, 溶液 在 日 光照 射 了 的 分 
解 , 应 使 用 棕色 玻璃 制 成 的 滴定 管 。 


| 


EA RA 

滴定 管 PEE 
IER titration curve AA 
定 法 中 ,滴定 反应 体系 溶液 的 某 种 性 
质 (如 酸 碱 滴定 过 程 中 溶液 的 pH 
fi. SERRE PRR 
FUEL AGA Ee at EPR RA pM 值 等 ) 
对 滴定 百分数 《或 滴定 剂 体积 ) 作 
多 所 得 的 曲线 。 当 消耗 济 定 剂 的 量 相 
对 于 被 滴定 物 恰好 相互 作用 完全 时 ， 
称 为 侃 学 计量 点 【 担 称 等 当 点 )， 而 
在 滴定 剂 的 量 处 于 比 化 学 计量 点 所 需 
的 量 少 于 分 之 -~-《 - 1%) Bite 
干 分 之 一 《+ 人 41%) H, 滴定 体系 
PARRY PETE OE ee SBR 


| AERE, EREN AFATI 


的 判断 。 

滴定 突破 范围 range of titration 
jump ”容量 滴定 法 中 ， 当 滴定 剂 消耗 
的 量 相 对 于 化 学 计量 点 所 需 的 量 少 千 
分 之 一 【 -中 名 ) 到 过 量 千 分 之 一 


(+0.1%) 过程 中 ,滴定 体系 溶液 


的 某 种 性 后 {如 酸 碱 滴定 过 程 中 溶 
液 的 pH 值 ， 气 化 还 原 滴定 过 程 中 溶 
液 的 电位 和 本 位 滴定 过 程 中 溶液 的 
pM 值 等 ) 发 咎 突变 的 范围 ， 称 为 滴 
ERRAR. 例如 ， 若 用 0. I0mol - 


L'Y NaOH 滴定 0. 10mol - L-' 的 | 
| 松 检 验 临 界 值 表 中 相应 显著 性 水 于 a 


HCl 时， 消耗 的 NaOH 的 量 在 化 学 计 


量 点 前 后 +0.1% Ht, BRAY pH fA | 
约 从 4.30 突变 全 9. 70， 即 滴定 突 跃 


的 范 团 为 4.30 ~9.70。 ER, 滴定 
反应 的 平衡 常数 【滴定 常数 ) BR, 
RHR REA, Pe 
HAK. 

HRE dopping mercury elec- 
trode; DME 常用 的 一 种 指示 电极 。 
济 末 能 经 常 保持 新 鲜 的 电极 表面 、 不 
受 生 成 物 和 不 纯 物 吸附 的 影响 ， 因 此 
AR TEE FF A, 6B AS BEB R a AE 


H, BRKE. BARAHA 


过 电位 ， 在 一 般 金属 电极 上 难以 还 原 
的 化 学 物质 ， 可 利用 滴 示 电极 研究 其 
还 原 特 性 。 


漓 下 夺 间 drop time 在 极 谱 学 中 


两 个 相信 未 (或 其 他 液态 金属 ) RB ， 


离 毛 网 管 端口 的 两 个 时 刻 间 的 
时 间 差 。 

SATCU HE Dixon's test 一 种 检 
验 异常 值 的 统计 方法 。 在 一 组 按 数值 
大 小 次 序 排列 的 测 基 值 中 ， 若 有 异常 
EFE, ER PRA, BORER 
数值 过 变 小 ， 西 此 ， 它 必然 位 于 在 一 
组 测量 什 的 两 端 ， 只 要 对 位 于 两 端的 
被 怀疑 为 异常 值 的 测量 值 x, 或 《和 ) 
2, 进行 统计 和 检验， 就 可 确定 该 组 测 


量 值 中 是 否 存 在 异常 值 。 当 按 下 列 统 
计生 公式 计算 
Yio =a ant 


Xa X 


X — X) 


Ywa Te (r <7) 


ARR ANA MSH RI, AFR 


和 测量 次 数 oe 的 临界 值 y,,， 则 将 x, 
As, HARK, WH, FRAY 
异常 值 。 当 测 重 次 数 n >7， 则 按 荔 
外 相应 前 统计 量 公式 计算 检验 统计 量 
秆 。 当 -… 组 测量 值 中 有 一 个 以 上 的 异 
常 值 时 ， 独 克 松 检验 法 可 用 于 常常 值 
MESE FLARE 

底 泥 采样 ”sediment sampling 3 
了 研究 排 人 水 体 的 污染 物 在 底 泥 中 的 
BRA. 分布、 转化 和 证 移 的 规律 需 采 
CRATER. VERA Be E 
自然 因素 ， 也 要 考虑 人 为 因素 。 江 河 


”上 底 记 采样 可 在 水 文 站 水 文 断面 和 推移 
| 质 、 悬 物质 测验 结合 
| 点 应 中 党 密 ， 两 侧 琶 。 取 样 次 数 以 能 


行 。 调 验 取样 


控 沿 河道 断面 冲 泊 变 化 过 程 为 原则 ， 
ark RAMS TERK RAK. Eit 
行 水 体 污染 调查 时 为 了 全 面 了 解 水 体 
污染 情况 及 其 变化 ， 在 污染 源 上 游 和 


， 远 离 污 染 源 的 河道 分 别 设 置 对照 断 
| 面 、 污 染 断 面 和 净化 断面 。 各 断面 上 


的 采样 点 和 测验 次 数 取 关于 断面 觉 度 
和 污染 状况。 小 河 或 污染 较 轻 的 河道 
可 以 少 些 ， 大 河和 沾染 较 重 的 河 遵 则 
应 多 些 ， 以 能 查 清 底 泥 的 迁移 状况 和 


| REL RU, REK 


PREMS Fae a ee 


118 di JWE 


合 调 查 结合 进行 。 采样 点 的 布设 随 海 
洋 调 查 的 方式 HAR., RR 
fF) 而 异 。 采样 方 法 有 表层 采样 和 
柱状 采样 。 湖 泊 (或 水 库 ) 的 底 泥 
a Ati A BRP PRA A. 在 

、 出 湖泊 的 水 道上 应 设置 控制 断面 
ETRA TEXE LE WEY EEA OR 
ie, FR RAR. 

底 泥 采样 着 sediment sampler WW 
查 潮 泊 、 河 流 等 陆地 水 址 底 泥 状况 
Bl, BRERA. PSUR 
Hl FRM. GRRE. 
SSPE ARA. JR DEAN et, 
RRR. SREB. Bat 
采样 器 应 用 较 广 泛 。 也 可 用 于 表层 松 
软 的 底 泥 取样 和 底 栖 生物 采样 。 海 洋 
底 泥 采样 器 可 分 为 拖 电 式 采 样 器 、 表 
ORFS RRR = BK. et 
PETE Ee a TT 
式 采 集 玫 是 底 质 和 底 栖 生物 样品 。 杜 
状 采样 器 用 于 采集 海底 以 于 一 定 深 度 
的 柱状 样品 。 国 际 海 裤 调查 中 广泛 采 
用 重力 活塞 采样 器 ， 中 国 较 多 使 用 方 
PAR. 表层 采样 内 用 于 在 大 陆架 
等 浅海 把 区 定点 定量 。 

We bottom water 石油 与 水 是 王 
不 相 溶 的 两 种 物质 ,但 在 自然 界 中 却 
常常 福永 在 一 起 ， 公 此 从 地 屋 中 开采 
出 来 的 石油 通常 要 进行 脱水 处 理 。 在 
生产 处 理 过 程 中 未 被 脱 中 的 水 ， 与 石 
油 一 起 被 输送 到 油 恋 或 油轮 的 船舱 
H, 出 于 水 的 密度 较 大 ， 分 散在 石 泪 
中 的 水 经 过 一 定时 间 的 聚集 、 沉 降 
fa. BG TBE nikk ae A RS 
这 部 分 水 称 为 底 水 .在 五 润 的 检验 计 


| 
| 
| 
| 


i 


基 中 ， 必 须 去 除 这 部 分 的 水 ， 才 有 可 
能 使 检验 结果 准确 可 靠 ， 

Bia $B a FS lichen indicator for 
pollution 地衣 是 一 种 对 大 气 污染 十 
分 敏感 的 指示 植物 ， 在 二 氧化 梳 年 平 
均 液 度 为 0.015 ~ 6. 105g :mY 时 就 
能 使 地 衣 绝 迹 ， 可 用 来 监测 大 气 污 
染 。 没 有 地 衣 生 长 的 地 带 成 为 “地 
AHL”. 1968 EEH = AATRE 
行 的 大 污染 对 动 、 植 物 影 响 的 国际 会 
议 上 上， 地 衣 与 背 葵 植物 一 起 被 推荐 为 
太 气 污染 的 指示 植物 。 使 用 方法 一 般 
是 对 地 衣 在 污染 区 的 种 类 、 数 量 和 分 
布 进行 调查 或 用 人 工 移植 进行 定时 定 


| 点 监测 。 地 衣 对 二 氧化 硫 的 籁 感性 依 


FAR HO. RAK BAR He KB 
Frise, 

第 一 类 异 误 ermo of the first kind 
在 统计 答 验 时 ， 当 原 恤 设 A, 为 真 而 
ARRAN R. Bat BE 
PEE. AEM Rat. CTE 
RRA, WERE A, HA, m 
FEAR SE RSET aT 
一 定 的 概率 a BASRA, Mi 
错误 地 拒绝 原 假 设 AL. a 为 犯 第 一 
类 错误 的 概率 , 称 为 显著 性 水 平 。 
] 一 为 当 原 假设 Hy AATA EN 
判断 的 概率 。a Be), ABR 
的 概率 就 越 小 。 

第 一 情 使 《first messenger 蛋白 质 
ALARM RE ER BE, R 
rig BBR Ae. Ol ec Sk 
的 作 几 又 产生 第 二 信使 如 CAMP 等 来 
实现 激素 在 细胞 水 平 上 的 调节 作用 . 

第 二 类 铺 途 


emor of the second 
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kind 在 统计 检验 时 当 原 假设 二 不 


正确 而 接受 原 假 设 H 的 错误 。 检验 | 


统计 量 是 随机 变量 ， 有 一 定 的 波动 
性 ， 在 进行 假设 检验 时 ， 有 时 原 假设 
Hy 并 不 正确 ， 而 申 样本 实验 数据 计 


算 的 统计 其 值 仍 有 -… 定 的 概率 8 落 入 | 
接受 区 域内 ， 从 而 错误 地 接受 了 原 假 : 


HH, A RI BRR 
证 . BBV. AC SR RRR 
越 小 。 

第 二 类 碰撞 the second kind of col- 
已 经 激发 的 原子 在 和 电子 感 
撞 时 ,将 激发 能 量 传递 给 电子 ， 变 为 
BPRS. MHS See eA, 
基 至 基态 ， 但 不 发 生 光 辐射 ， 我 们 称 


lision 


于 光谱 的 激发 而 言 ， 
种 消极 因素 。 

第 二 信使 secondary messenger 
MOR GRAZE a. AL CMR A - 
系列 反应 ， 将 膜 外 激素 信和 号 转化 为 靶 
细胞 内 某 种 化 学 成 分 ， 称 为 第 二 信 
使 。 加 cAMP、Ca** 等 。 再 进一步 调 
节 细 胞 内 各 种 代谢 通路 ， 产 生 多 种 生 
理 订 应 。 

第 三 元 素 影 响 interelement effect 
Sor th PRR ARMM 
外 ， 尚 存在 其 他 元 罕 ， 在 光谱 分 析 中 
这 些 元 束 被 称 为 第 二 元 素 。 光 谱 分 析 
中 由 放样 品 中 第 三 元 素 的 存在 所 引起 
的 被 分 析 元 素 谱 线 强 度 〈 或 分 析 线 
对 的 相对 强度 ) 变化 称 为 第 三 元 素 
影响 。 这 种 变化 的 原因 主要 归结 为 : 


这 一 类 碰撞 是 一 


| 在 。 


(1) Bi cKee MRR | 


WR: (D 第 三 元 素 对 弧 温 产生 影 


i 
i 


H., RU ae Fe HR EA eA BS 
等 : 光谱 分 析 中 在 制备 和 使 用 标准 样 
唱 时 要 考虑 第 三 元 素 影响 ， 力 求 标 样 
和 分析 样 品 之 间 在 组 分 上 尽 可 能 一 
致 。 选 择 适 当 的 光源 工作 条 件 有 可 能 
消除 或 减少 第 三 元 素 的 影响 。 
HAY tht BS FF BT 


valence analysis of 


| tellurium 在 自然 界 ， 少 量 Ve 既 可 以 


金属 存在 .也 可 以 氧化 物 的 形式 存 
+2, +4, +681 -2 Te WE 
要 氧化 数 ， 氧 化 数 为 +6 的 化 侣 物 较 


| ARE. HRAT, Pee th AN 


A. MAAR A HO te em 
CH, TeO,) 在 体内 被 还 原 成 确 化 物 ， 


一 部 分 被 甲 基 化 ， 以 二 申 基 础 的 形式 
这 一 类 碰 抛 为 第 二 类 非 弹性 碰撞 。 对 | 


EH., Ja oh i) ES HEE eS EE RR 
UE PAR YEE ARR. AE 
要 进行 氧化 态 即 价 态 的 分 析 。 

MAB summit curent 在 交流 极 
W. TERRE. TARZ, FE 
极 谱 以 及 类 似 的 方法 中 ， 一 -种 与 物质 
有 美的 电流 成 分 的 惹 大 值 。 通 常 这 种 
电流 成 分 是 法 拉 第 型 ， 而 极 大 的 产生 * 


i 是 因为 电极 反应 速率 随 电 位 的 变化 速 
| 率 具有 一 极 大 值 。 


MEAG summit potential 在 交流 
HB. aN 2 PRR. SR 
fA OA A, ee BE Se, 
指示 电极 的 电位 。 

点 滴 分 析 «spot analysis ”又 称 点 滴 
试验 (spot test) 。 通 过 滴 加 化 学 试剂 
于 金属 或 台 金 的 清洗 表面 上 ， 根 据 表 
面 颜色 变化 所 进行 的 快速 无 损 定性 分 
析 。 例 如 ， 为 了 鉴定 普通 钢 和 不 锈 
钢 ， 在 试 样 表面 滴 加 ! PRM 
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性 溢 液 ， 如 立即 出 现 紫红 色 ， 则 为 普 
WA, BRA REAR BR. 
AMRI spottet 一 种 只 用 一 
滴 试 液 (0.001 ~0.05ml) 即 可 完成 
微克 级 无 机 和 有 机 化 合 物 的 定性 或 半 
定量 分 析 的 微量 化 学 分 所 法 。 广 丸 的 
点 滴 试 验 包 括 : !1) FER AC aR AR 
i (ABR MERA) 上 
Ai Rik FR A -- Ra: 
(2) HEHREN, PAR 
HRE PS PR A MTE DE HE A; 
(3) ER (Si. ao, A 
PORK RRA) Lb ADR E 
(4) 国体 试 样 和 固体 试剂 一 起 烧结 
HARRER Y: (5) 试 样 和 试剂 
的 反应 产物 华人 有 机 相 而 被 检 出 : 
(6) 检验 微量 气体 ， 加 试剂 在 被 给 
物 土 ， 用 载 有 显 色 剂 的 试纸 检验 发 生 
的 气体 等 等 ， 基 于 观察 所 引起 的 颜色 
变化 、 沈 淀 或 气体 等 特征 进行 鉴定 。 
点 分 锥 能 力 ”dot resolution 透射 
电镜 的 主要 性 能 指标 之 -一 。 其 测定 方 


“法 为 用 真空 燕 发 的 方法 将 铂 、 销 - 氏 | 


等 金属 或 合金 均匀 她 分 布 在 火 胶 煌 或 
下 支 持 膜 上 ， 在 高 放大 倍数 下 拍摄 这 
些 粒 子 的 像 ， 从 照片 中 找 出 粒子 的 最 
小 间距 ， 除 以 总 放大 倍数 ， 即 为 相应 
电子 显微镜 的 点 分 辨 本 领 。 在 进行 点 
分 辨 能 力 测定 时 ， 样 品 的 制备 必须 非 
常 小 心 。 

点 估计 poin estimation 由 样本 
数据 估计 总 体 分 布 所 含 未 知 参数 的 真 
值 ， 所 得 到 的 值 ， 称 为 估计 值 。 点 佑 
计 的 精确 程度 用 置信 区 间 表 未 。 

点 花样 dot patem ”透射 电镜 的 


电子 衍射 图 案 的 一 种 。 当 电子 人 射 到 
PRS ROL, PTT 
RA -SARAR WARE. -- 


| 般 来 说 出 现 点 花样 的 衔 射 是 由 单 晶 相 


所 形成 的 ， 儿 蝇 相 则 形成 清晰 的 入射 
环 ， 而 非 遇 相册 公有 模糊 的 入 射 环 出 
现 。 利 用 入 射 点 花样 不 各 可 以 用 来 送 
断 样 品 是 否 是 单 唱 相 ， 而 且 可 以 从 点 
间 王 计算 出 样品 的 晶 格 参 数 。 

FARES symbol of point group 
标明 点 群 对 称 性 的 符 导 ， 常 用 的 有 国 
Bett S FRE RARA SC Schienfilis 
symbol) 两 种 .在 国际 符号 中 ， 简 单 
对 称 辅 以 轴 次 的 数字 表示 ; 旋转 反 轴 
在 轴 次 数字 上 加 “一 ”号 ; RA 
Lim 表示 ; SER pt Bh Bh 
时 ， 写 作 : 4/m， 当 对 称 面 与 对 称 轴 


| 平行 时 ， 写 作 : 4mm。 在 熊 夫 利 斯 符 


号 中 ,用 大 写字 母 表 示 点 群 的 对 称 型 ， 
如 :C 表示 只 有 一 个 对 称 轴 ,D 表示 对 
称 轴 的 组 合 ,5 表示 旋转 反 轴 ,T 表示 
PUM MHA AO 表示 八 面 体 
的 对 称 才 组合; 在 大 写字 母后 面 用 下 
角 标 注 明 主轴 轴 次 及 对 称 面 与 主轴 的 
关系 ,如 :i 表示 有 对 区 中心,h 表示 对 
称 面 与 主轴 垂直 ,v ARAR HSE 
轴 平 行 ,d ROM RS EMP, A 
与 垂直 于 主轴 的 对 称 轴 妖 交 。 

FARE sample application 用 点 样 
器 以 斑点 的 形式 将 样品 沉 加 在 色谱 纸 
或 薄 层 板 上 上 。 一 般 先 是 把 样品 溶解 在 
一 种 合适 的 低 沸 点 {50 ~100T) HF 


| ARR, RFRA. A 


PERT CRE BE Sa Sk AO EA LAT -E ON 
FRAGA ASA, FE APPR PR HR 
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Wio TERR, oR AB ae 
销 晰 ， 越 接近 理想 的 加 点 ， 点 样 的 位 
SER aE Be ea PA 1.5 ~- em 
Mb SOPRA SR TE Fe BE 
Ea A Bee SR 

AAR sample spotter (spot appli- 
cator) 
ABA ERE ERA, Ma 
BER PE ia LA REA Ae AA MTE B RE 
或 得 层 板 上 ， 加 样 量 通常 为 1 -30Md 
(制备 时 样品 量 增 大 }， 可 直接 利用 
有 刻度 的 平 涉 微 量 注 射 器 作为 点 样 
器 。 也 可 采用 恒定 体积 的 自动 充 注 豚 
F, MALE H EMAAR. E 
滴 管 中 被 吸 样品 溶液 自动 上 升 至 变 径 
处 停 下 ， 保 持 一 定 的 体积 。 将 普通 焉 
政 管 的 一 端 拉 制 成 直径 tmm YE 
管 即 可 制作 这 种 点 样 器 。 

碘 量 法 iodometric titration 利用 
磺 的 氧化 性 或 碘 离 子 的 还 原 性 进行 渍 
定 的 一 种 氧化 还 原 科 定 法 。 当 了 作 
ASG IED, BK 
ERB (iodimetry), ARRAY 
定 法 ; 当 PAI, 与 氧化 剂 
反应 生成 ,再 用 Nas 0 进行 滴定 
的 方法 则 称 闻 接 宅 量 法 (iodometry } 


BE BARE 
WE iodine value YAM. & 
双 键 的 脂肪 酸 都 可 以 和 破发 生 加 成 作 


用 ， 测 出 一 定量 的 蛮 脂 所 吸收 的 碘 量 
a. MATA ME RRA RAE 
BORGER. 在 规定 条 件 下 ， 
100g 试 样 消耗 砚 的 量 (以 克 为 单 
位 ) ， 即 样品 所 能 吸收 碧 的 质量 百 分 
数 。 如 果 歼 的 友 应力 弱 时 ， 可 用 氰 化 


色谱 中 用 于 滴 如 样品 的 工具 。 | 


: 的 测定 。 


W., RARE, 但 最 终 应 折算 为 
i. FBR SA, MAEM 
大 , 主要 用 于 油脂 A. Ue mR 


Fa Ae EP AB electrical field flow 
fraction ”一 种 利用 电场 为 分 离 驱 动态 
的 场 流 分 级 分 离 方法 ， 用 于 带电 粒子 
的 分 离 与 测定 。 EES RK A 
GH, Ek A b SH ARR a 
ft. RRB, PAE ti 
程 ， 其 保留 参数 是 电泳 迁移 率 和 扩散 
系数 的 函数 。 这 种 方法 也 需要 用 半 透 
RHEW, AREER T 
H L RGAE A HSS) a EE RS 
柱 槽 内 的 电场 强度 不 受 干扰 。 目 前 已 


上 经 用 这 种 方法 对 简单 中 白质 的 混合 物 


进行 了 分 离 - SLERARHRE. 
电 泄 ”cell 是 化 学 能 与 电能 互相 
转化 的 装置 。 它 包括 原 电池 和 电解 电 
wW. HEA RAHE FEAE A BRE 
装置 称 为 原 电池 ， 而 需要 从 外 部 电源 
提供 电能 迫使 电流 通过 ， 使 电池 内 部 
发 生 电极 反应 的 装 署 称 为 电解 电池 ， 
电池 电势 cell potential -F 
FiO, SERATE., oe 
ER. ARAR, BRA 
界 商 所 存在 的 界面 电势 的 代数 和 
电 穿 筷 术 clectropration BEE 
细胞 接受 短暂 的 高 压 电 冲击 而 把 各 种 
分 子 导 入 细胞 中 的 方法 ， 其 可 有 效 地 
将 DNA 引入 到 用 其 他 方法 准 于 转 染 


”的 动物 细胞 (如 B 和 淋巴 细胞 ) 


和 植物 原 牛 质 中 去 。 放电 的 结果 
(在 10 ~ 100ms 的 脉冲 中 有 250 ~ 
1000Y - cm!) AHR JE mae Ok 
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大 的 小 孔 ， 使 得 诸如 螺旋 或 线 状 
DNA 等 大 分 子 能 进入 细胞 。 
电磁 辐射 激发 X 射线 荧光 分 析 

electromagnetic radiation X-ray excited 
fluorescence analysis JH X Af 28 EF 
发 产生 X HARE HE TT EE SE HEY 
析 的 方法 - 它 的 优点 是 制 样 简单 ， 可 
ARRAREN Em: AEAEE 
Eim., KIESITA A Em, XH 
ERRARE AIR. FETA i F 


的 元 紊 平均 含量， 以 问 位 素 为 激发 
W, SUMMA. FER 


外 和 现场 使 用 . AHL Flap ine ae 


或 电子 贮存 环 发 出 的 高 强度 偏振 辐射 ， 


AMAR. BURRS ya Pa 
X 射线 荧光 分 析 低 好 几 个 数量 级 ， 再 
配 以 晶体 单 色 器 ， 可 以 制 成 局 步 辐射 
X 射线 榨 针 用 于 微 区 分 析 。 
FASE electromagnetism lens 

用 电 弹 场 组 成 的 电子 透镜 。 主 要 是 通 
过 静电 场 和 磁场 的 改变 来 使 电子 束 取 
EPO FR eee A ® 
BER, i) Ae A 
A. 磁 透 镜 与 静电 透 镑 相 比 具有 以 下 
优点 : (1) 通过 改变 线圈 的 电 访 就 


本 以 控制 磁场 进行 紊 仿 ， 而 静电 迁 镜 | 


AERE: (2) 在 磁 透 镜 中 不 存在 
击 穿 问题 ; (3) 磁 透 镜 的 像 差 较 小 。 
ROAR TERE EER RR. HE 
透镜 的 概 蒜 缺陷 是 产生 像 差 的 主要 原 
因 ， 而 像 差 又 类 定 其 分 辩 率 。 

电磁 增强 模型 electro-magnetic en- 
hancement model 一 种 解释 表 商 增强 
Pres Ee (SERS) 增强 机 理 的 物理 
模型 ， 认 为 表面 增强 拉 曼 光谱 起 源 寺 


金属 表面 局 域 电势 的 增强 。 表 面 和 镜像 
场 模型 是 比较 早 提 出 的 解释 SERS H 
强 机 理 模 型 之 一 。 它 认为 SERS 基体 
是 -… 种 入 容易 极 化 的 自由 电子 气 金 
属 ， 吸 附 在 狗 属 基体 表面 的 分 子 如 一 


:个 点 侦 极 子 ， 位 于 吸附 分 子 中 心 。 在 


吸附 分 子 点 偶 极 子 的 作用 下 ， 人 金属 中 
RS RR FF, RR TA 
ER. EATERS TERES 
大 大 增强 ， 从 而 使 分 子 的 拉 曙 光谱 得 
到 增强 . (APRA ERR 
0.2nm 时 还 能 观察 到 的 SERS 现象 。 

电 催化 作用 electrocatalysis ”选择 
有 北 的 催化 剂 制备 电极 以 期 达到 降低 
活化 能 ， 提 高 电极 反应 速度 的 目的 ， 
这 种 作用 就 称 为 电 催 化 作用 。 

fAFTFL electroporation 在 一 定 的 
电场 作用 下 ， 生 物 膜 的 通 透 性 发 生 较 
大 的 变化 ， 形 成 许 铬 徽 孔 ;， 当 电场 消 
和 失 时 ， 膜 将 恢复 原来 的 状态 。 电 打 孔 
的 技术 已 经 用 于 生物 给 药 ， 基 因 治 疗 
等 领域 。 

电导 conductance 电阻 的 倒数 。 
溶液 的 电导 在 一 定 的 条 手下 与 存在 于 
溶液 中 的 离子 数目 、 离 子 所 带 的 电 匣 
数 及 其 泣 度 有 关 。 而 这 些 叉 与 电解 质 
POE ME #1 3 55 A E AR AR BE AK 
小 有 关 。 

Fa SPH conductance cell 在 电导 
检 调 器 中 ， 安 装 电极 并 直 柱 匾 出 物 连 
续 和 通过 的 微型 池 。 它 是 电导 检测 器 的 
核心 部 分 ， 其 体积 可 以 小 至 微 升 基 至 
纳 升 级 ， 柱 流出 物 从 其 一 端 流 人 ,在 
流动 的 过 程 中 ， 其 电导 被 测定 出 来 ， 
REAA RM. e GART 


dian 123 


BR LEWER, PB 
APRA, PERM. HE 


HA rE T i EE RR 
BERAD. 
Behe constant of conduct- 


是 任 -给 定 电 导 池 中 电极 
PARES 1 与 电极 岩 面 积 4 之 比 ， 即 


二 为 一 常数 。 


电导 滴定 conductometrie titration 
HARTE RUT ARERR et Swe 
FRIE He AOPE JE WA kE DT ae WA A UE 
MENTE. TATEM. Mir., Ot 
WAE., HARIRI, SE 
或 浑浊 、 没 有 合适 指示 剂 以 政 皮 应 产 
物 离 解 度 大 的 情况 。 

电导 分 析 法 conductive analysis 
通过 对 试 样 溶液 电导 的 测定 获得 有 关 
体系 的 物理 ， 低 学 信息 的 方法 。 例 如 
可 根据 电导 率 的 变化 进行 自动 监测 ; 
在 容量 滴定 过 程 中 可 利用 电导 的 变化 
措 示 终点 ， 进 行 电导 滴定 : 在 电化 学 
里 也 常用 电导 的 方法 米 进 行 物理 化 学 
常数 的 测定 . 

电导 检测 法 conductance detection 
在 离子 色谱 小 ， 利 用 电解 质 溶液 导电 
的 基本 原理 ， 连 续 测 定 柱 流 出 物 的 电 
导 率 ， 流 动 相 的 背景 电导 与 样品 离子 
电导 的 差 值 作为 响应 恒 记 录 在 色谱 图 
上 。 电 导 检 测 法 是 离子 色谱 中 应 用 最 
广泛 的 检测 法 ，、 离 子 色谱 仪 上 通常 配 
EE SP er ae. SE oe ea k 
hg LO $, A we OY OAL 
在 10 ~ 10", 


ance cell 


MSR conductivity ” 当 导 体 的 横 |! 


RERA lem, KEA lem 时 的 电 
F, AMAS cm (Ae ER!) 
WHR SR, MAF lew 的 


: REFA lem Hp e i a or 


有 的 电导 。 

电动 电势 。” electrokinetic potential 
ATHAR HAARR, -RSA 
选择 性 吸附 或 固体 分 子 的 电离 ， 表 面 
带电 ， 问 时 借 静 电 作 用 吸引 反 离 子 ， 
从 而 在 界面 区 形成 一 个 双 电 层 ， 册 于 
静电 作用 与 热 送 动 ， 双 电 层 分 成 紧密 
层 与 扩散 层 。 因 反 离 子 及 团体 表面 的 
PAL. —-FTR BREA RE 
E. FE RA ES ot A 3 
Ash, AAA SARA (远离 
表面 的 电 中 性 处 ) 间 的 电势 差 称 为 
电动 电势 。 它 的 值 是 根据 电动 现象 测 
定 出 来 的 。 

EAAS electrokinetic phenomena 
是 指 胶 粒 、 问 栖 微 粒 或 多 筷 物质 与 分 
散 介 质 的 相对 运动 同 电 动 电 势 相关 联 
的 一 些 现 象 ， 是 电泳 、 电 淆 及 流动 电 
势 、 沉降 电势 等 现象 的 总 称 。 胶 体能 
产生 各 种 电动 现象 是 其 一 重要 特性 。 
究 其 原因 ， 在 于 胶 粒 与 分 散 介 质 相 接 
触 的 界面 处 大 在-- 双 上 电 层 而 形成 移 电 
动 电势 。 电 动 电势 决定 或 影响 着 胶体 
的 稳定 性 及 光学 、 力 学 等 各 种 宏观 性 
质 。 同 时 ,通过 电动 现象 的 研究 ， 还 
可 得 到 固 液 界面 处 双 电 层 的 微观 信 
E Al, 电动 现象 的 研究 不 权 具 有 
广泛 的 实用 性 ， 且 具有 基础 研究 的 


| 性质。 


电动 序 electromotive force ( emf) 
series MEKHLICIT. 2A (RHA) 


#24 dion 电 


按 其 电极 反应 的 标准 电极 电位 高 低 依 
次 排列 的 顺序 .在 … 定 条 忻 下 反映 了 
金属 的 活 波 性. 例如 K, Na, Mg, 
Zn, Fe, Ni, Pb, H, Cu, Hg, Ag, 
Au 为 序列 的 :部 分 。 位 于 序列 前 面 
的 金属 能 把 后 面 的 金属 【或 氢 ) 离 
子 从 它 的 溶液 中 置换 出来 。 

FA = clectroplating HARFE 
件 作 为 阴极 ， 在 外 加 电压 下 使 金属 离 


子 在 其 表面 还 原形 成 金属 沉积 层 | 


的 过 程 ， 

BSBA SBF inductively 
couple plasma; ICP 亦 称 电感 硝 合 高 
频 等 离子 光源 ， 是 20 世纪 60 年 代 出 
现 的 一 种 原子 发 射 光谱 分 析 的 新 型 激 
发 光源 。 它 由 高 频 发 生 器 、 感 应 线 图 
和 炬 和 警 、 供 气 系统 和 试 样 引 人 系统 三 
部 分 组 成 ， 其 结构 如 右 图 所 示 。 常 用 
的 是 他 激 式 高 频 发 生 器 ,频率 多 为 
27. 12MHz， 最 大 输出 功率 为 2 - 
W MVR AAR. SET 
炬 管 由 三 层 间 心 石英 管 组 成 ， 外 管 以 
切 户 进 气 方式 通 扎 冷却 气 ， 中 层 右 英 
管 通 氢 辅助 气 (有 时 可 以 不 通 额 
A), ARGRAABN 1 ~ 2mm, 
RA, ERE A 


子 体内 。 炬 管 置 于 高 频 感 应 线 图 的 中 | 


夹 ,在 感应 线圈 内 通电 流 后 ， 产 生 轴 
向 磁场 ， 用 高 频 Tasla 线圈 点 火 ， 形 
成 的 载 流 子 〔 高 子 和 电子 ) RR 
FAF, SRT RUE. ERESHE 
流 子 ， 当 载 流 了 多 到 有 足够 的 电导 率 
时 ， 在 垂直 于 储 场 方向 的 截面 上 感 生 


ee SISO. SALE | 
生 商 热 ， 形 虑 白色 次 良 的 等 离子 炬 。 i W inductively coupled plasma ioniza- 


由 于 趋 肤 效 应 和 气体 动力 学 效应 共同 
作用 的 结果 ， 等 离子 体 基 有 环 状 结 
H, FEP D fi i RE EE IT JE PE O a PE 


: 低 ， 等 离子 体 加 热 过 程 主要 在 环 状 边 
| RKP, 最 高 可 达 10000K， 环 中 


心气 流 的 扰动 对 等 离子 体 的 加 热 没 有 
大 的 影响 。 载 气 能 有 效 地 载 带 试 样 气 
湾 胶 由 内 石英 管 注 人 等 离子 体内 ,被 
加 热 到 6000 ~ 7000K， 使 样品 分 解 、 
原子 化 和 离子 化 ,并 激发 发 射 光谱 。 
此 种 激发 光源 的 优点 是 激发 温度 商 ， 
稳定 性 良好 ， 在 测 光 区 信 噪 比 商 ， 答 
ERI, ATRE, Ah, z 
沪 线 性 范围 宽 ， 达 3 -6 个 法 度数 量 
级 ， 应 用 范围 广 ， 可 分 析 的 元 案 多 达 
70 余 种 。 不 足 之 处 是 光谱 干 拢 严重 ， 
WES BIR AAA RRS 
人 满意 ,设备 和 运行 费用 较 高 。 


等 离子 焰 炬 


ARRS Ar 
(0.5~3.5L+ min} 


电感 看 合 等 高 子 体 电离 【离子 ) 


{O-~1L-min''} 
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tion source; ICP IS 无 机 质谱 黎 的 一 


种 常用 离 于 源 。 头 于 电感 耦合 等 离子 


体 的 工作 原 埋 ， 大 匈 电 恶 耦合 等 离子 
ER UAE BNF AT IR HT. 
APA RMS. NHE F 
10°" g 的 溶液 浓度 。 

所 感 契合 等 次 子 体质 谱 仪 
tively coupled plasma-mass spectrome- 
ter; ICP-MS 一 种 多 元 素 微 县 分 析 
ARAMA Oi. ARS S 
TIE (ICP) 作为 离子 源 ， 样 品 通过 
ICP 离子 化 ， 所 产生 的 离子 被 引入 质 
WETO. BPN BE RE A, 
是 目前 进行 无 机 光束 分 析 的 最 有 效 工 
AZ -。 

电荷 交换 反 庶 ”charge-exehange re- 
action ” 亦 称 电荷 转移 反应 《charge- 
tranafer reaction) ， 是 化 学 电离 中 分 子 
离子 反应 的 一 种 方式 。 反 应 物 离 子 与 
样品 分 子 区 之 问 进行 电子 转 称 的 分 
子 -离子 反应 

R` +M——M' +R 

AARAA charge coupled 
detector; CCD 是 一 种 新 型 的 固态 省 
电 检 测 器 .由 许多 个 光敏 检测 阵 元 组 
成 ， 每 个 阵 元 都 是 一 个 金属 -氧化 物 - 
-PIE (MOS) HABE. ARERR 
射 到 每 个 MOS 电容 器 上 时 ， 光 子 透 
过 电极 和 氧化 层 ， 在 衬 底 半 导体 中 产 
生 一 个 电子 - 空 容 对 (所 萄 )， 并 被 吸 
引 到 电荷 反 转 区 中 存 情趣 来 。 产 生 的 
存储 电荷 数量 与 吸收 的 光子 数量 成 比 
例 ， 因 此 检测 电荷 量 就 可 定 基地 获得 
XABA. CCD 的 检测 阵 元 很 多 ， 


induc- 


阵 }。 每 个 阵 元 尺寸 很 小 ， 因 此 作 光 
信号 检测 时 有 很 高 的 空间 分 辨 能 力 。 
将 一定 的 驱动 电压 按照 确定 的 程序 依 
次 加 到 每 个 阵 元 的 电极 上 时 ， 电 极 下 
存储 的 电荷 可 语 半导体 村 底 表 面向 -~ 
证 方向 这 次 转移 ; 经 过 多 次 电荷 转移 
后 每 个 检测 阵 元 的 光 生 电荷 依 次 被 送 
到 输出 端 变 成 电流 或 电压 信和 号 输出 。 
每 个 电极 下 的 电荷 转移 后 、 在 偏 置 电 
压 作 用 下 产生 电子 - 空 究 复 合 ， 电极 
下 电荷 消失 ， 所 以 CCD 的 读 出 方式 
PREM. HF CCD 检测 器 量子 
效率 高 IR TR KEN 
动态 范围 大 、 咒 性 尺寸 小 、 坚 固 、 读 
出 噪声 小 ， 已 成 为 各 种 现代 光谱 分 析 
仪器 广 话 采 用 的 新 型 光电 检测 或 成 像 
anf. 

电荷 耦合 串 件 charge coupled de- 
vices; CCD 一 种 新 型 固体 名 道光 学 
检测 器 件 ， 是 在 大 规模 硅 集 成 电路 工 
艺 基础 上 研制 而 成 的 模拟 集成 电路 芯 
片 。 由 于 其 输入 阐 空域 上 逐 点 紧密 排 
布 着 对 光 信 和 号 敏感 的 像 元 ， 因 此 它 对 
光 信 号 的 积分 与 感光 板 的 情形 颇 相 
似 。 它 带 助 必要 的 光学 和 电路 系统 ， 
将 光谱 信息 进行 光电 转换 、 情 存 和 和 传 
输 ， 在 其 输出 端 产生 蔬 长 -强度 二 维 
信号 ,信和 号 经 放大 和 计算 机 处 理 后 在 
末端 显示 器 上 同步 显示 出 人 了 腿 可 见 的 
Hig. CCD CAA HHS HFS 
领域 获得 了 应 用 ， 主 要 优点 是 这 类 检 
测 器 的 同时 儿 谱 线 检 测 能 方 ， 和 借助 
计算 机 系统 快速 处 理光 谱 信 息 的 能 


| 力 ， 它 可 极 天 地 提高 发 射 光 阐 分 析 的 


可 排 成 … 维 ( 线 阵 ) 或 二 维 {向 | 速度 。 如 采用 这 一 检测 器 设计 的 全 谱 
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直 污 等 离子 体 发 射 光谱 仪 可 在 lmin | 


内 完成 样品 中 多 达 70 种 元 素 的 测定 ; 
此 外 ， 它 的 动态 啊 应 范围 和 灵敏 度 均 
有 可能 达到 甚至 超过 光电 倍增 管 ， 加 
之 其 性 能 稳定 、 体 积 小 、 比 光电 倍增 


管 更 结实 耐用 ， 因 此 在 发 射 光 谱 中 有 “ 


广泛 的 应 用 前 景 . CCD 由 3 部 分 组 
成 : 输入 部 分 ， 和 包括 一 个 输入 二 极 管 


和 一 个 输入 椰 ， 其 作用 是 将 信和 号 电荷 ， 


引信 到 CCD 的 第 -个 转移 棚 下 的 势 
BR; 主体 部 分 ， 妈 信号 电荷 转 称 部 
at. 实际 上 十 op REH a ag A 
器 ， 其 作用 是 储存 和 转移 信号 电荷 ; 
输出 部 分 ， 包 括 -个 输出 二 概 管 和 一 
个 输出 栅 ， 其 作用 是 将 CCD 最 后 --- 
个 转移 栅 下 势 时 中 的 情 号 电荷 引出 ， 
并 检 出 电荷 所 运输 的 信息 。 

电荷 势能 模型 charge potential 
model 是 指 原 子 实 内 的 电子 位 于 原 
TRA, FRESE i ETIE, th 
AS PRP AR Sh PS A BRAD ALB E 
BRB HF Re THE eee AB. 
根据 该 模型 ， 化 学 位 移 主 要 来 自 价 电 
子 转移 引起 的 势能 变化 。 

FAS charge balance equa- 
tion, CBE ££ {ry en AR PR E 
HEA, RDPB IE TIR A 
电荷 数 必须 等 于 负离子 所 带 的 总 电荷 
数 。 依 据 此 原则 ， 考 虑 洲 液 中 离子 的 
浓度 各 所 带电 荷 列 出 的 方程 ， 称 电荷 
守恒 式 。 它 是 处 理 溶液 平衡 问题 时 的 
重要 原理 和 工具 。 例 如 ， 对 NaHCO, 
KER, REER, TERRA 
带电 组 分 浓度 间 的 关系 ， 即 NaHCO, 
ARR) CBE， 表 示 为 


[Na ] +[H*]= 

[HCO ] +2[Co | + [OH-] 

BES charge number 以 电子 电 
基 e 除 一 个 离子 的 总 电荷 9 得 到 的 
值 。 其 整数 值 用 z 表 示 . zeges 

电荷 远程 裂解 charge-remote frag- 
亦 称 作 远离 位 置 裂解 【re- 
mote-site Fragmentation). FE #47 RES 
诱导 解 离 时 ， 远 离 电 荷 位 置 的 化 学 键 
发 生 型 解 的 现象 。 特 别 是 在 高 能 碰 搞 
FFRAE REER, HF 
能 给 出 较 多 的 分 子 结 构 信 息 ， 通 常用 
于 结构 解析 中 。 对 确定 长 烷 基 链 以 及 
烷 基 链 中 不 饱和 键 的 位 置 很 有 用 。 

电荷 注入 检测 器 charge infection 
detector; CID CID § CCD 一样， 是 
一 种 新 颖 的 固 恋 光电 检测 器， 可 把 人 
射 光 信和 号 转变 成 MOS 电容 回 下 的 光 
生 电 苟 ， 以 电荷 的 形式 存储 和 转移 。 
CLD 的 光 生 电荷 读 出 方式 是 非 破坏 性 
的 ， 而 且 可 以 随意 选取 任何 检测 阵 元 
的 数据 : 每 个 检测 阵 元 受到 光照 后 ， 
在 其 一 个 电极 {积累 电 概 ) 下 产生 
电荷 并 予以 积累 ; 若 积累 电极 的 负 偏 
RRA ERE, BARRA, 
BRR HRP FE a A PB ag 
EAR FHP USER. # 
PUR RARE LATA LE, MEE 
FES fay 3, DA ARG OR ba aR BF ET 2] BR 
极 ， 数 量 不 变 存 铺位 置 也 不 变 ， 因 此 
PR AAR BORE LE Hi. CID 检测 器 有 
两 个 独立 的 行列 扫描 读 出 器 ， 可 独立 
动作 从 而 可 随意 选 出 确定 的 行 和 列 、 
污 出 任意 一 个 检测 单元 的 电荷 信号 。 


mentation 


| CID 检测 器 的 结构 较 复杂 、 答 出 放大 
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器 不 在 CID EH ER, BRE | 


较 大 {相对 于 CCD), MA CID 检测 
器 的 商品 分 析 羽 器 的 开发 ， 往 往 专 利 
化 ， 因 此 应 用 不 如 CCD 那么 广泛 。 
电荷 转移 分 党 光度 法 charge 
transfer spectrophotometry ”风电 荷 转 
移 吸 收 光谱 条。 
电荷 转移 检测 器 charge transfer 
detector 
电荷 存储 和 转移 原理 构成 的 新 弄 光 电 
阵列 检测 器 ， 其 工作 原理 不 同 于 光电 
于 极 材 料 产生 光 生 电子 从 而 将 得 光电 
HREM MS, TEBE 
MOS oa A A536 4 Bt AE A ok 
位 而 形成 检测 信号 。 APE A 
(CID) ARARA (CCD) 是 两 种 
AB aL SS 2 OS Fe EAS RSE, LP BP 
种 技术 /经 济 原因 ，CCD 的 应 用 更 为 
广 放 ,不 但 可 用 于 光谱 分 析 工 作 中 ， 
而 旦 更 广泛 地 应 用 于 数字 照相 机 等 民 
用 领域 。 
电荷 转移 络 合 物 
complex; electron donor-acceptor com- 
plex 电子 给 体 了 与 电子 受 体 A 相互 
接近 时 发 生 电子 云 重 王 ,根据 D 与 点 
两 者 氧化 述 原 电 位 的 差 以 及 淤 剂 极 性 
的 不 问 ， 两 分 子 间 发 生 部 分 电荷 转 
移 ， 其 结 染 是 产生 电荷 转移 相 巨 作 
用 , 生成 (D …As ) 型 电荷 转移 
Say. 
ATRE ay E 
absorption spectrum 人 铬 属 配合 物 吸 收 
光 能 时 ， 因 发 生 电 子 从 金属 离子 向 配 
体 减 相反 方向 的 穆 动 所 产生 的 吸收 光 
谱 。 这 种 跃迁 包括 电子 从 配 体 中 的 元 


charge-transfer 


利用 半导体 MOS 电容 光 牛 
测定 。 


charge transfer | 


| 了 予 能 力 与 这 些 化 合 物 上 取代 基 的 性 质 


ARH a 键 轨道 激发 到 人 金属 离子 
WS Hi, KA o 键 电 子 激发 到 配 
体 的 空 n Hi. 这 种 跃迁 实际 上 伴 
随 着 金属 离子 的 还 原 和 配 体 的 氧化 。 
FB fay Fe SER ERR AE, BECK 
光 系 数 © 一般 在 10 ~ 10 ， 光 谱 在 紫 
外 或 可 见 区 。 电 荷 转 移 的 容易 程度 随 


”本体 共 罗 程 度 增 大 者 增 大 。 电 荷 转移 


吸收 光谱 很 适 于 微量 金属 的 检 出 和 


电荷 转移 相互 作用 charge transfer 
interaction force 分 子 间 相互 作用 力 
的 一 种 形式 。 一 些 化 合 物 具 有 较 强 的 
电子 接受 能 力 ( 称 为 Lewis ME). m 
男 … 些 化 合 物 则 具有 较 强 的 电子 准予 
能 力 〈 称 为 Lewis 碱 )。 这 两 类 化 合 
物 之 间 易 形成 电荷 转移 络 合 物 (D-A 
络 合 物 ) 

D+A-——> (DA) —D AU 
通常 在 电子 给 予 体 分 子 中 存在 能 量 
较 高 的 已 占 分 子 轨道 ， 国 而 具有 相对 
低 的 电离 势 ; MET RS arp 
有 能 量 足够 低 的 空 轨道 ， 因 而 具有 相 
对 高 的 电子 亲 和 能 。 下 列 化 合 物 为 电 
FR: Pit, Ag’, Cut, BX, 、 
SbX, (X WER) 为 空 轨道 接受 体 ; 
L. Br, 等 为 o 接受 体 ; 50,, Cy. 
Co An HSK, HFA Peay 
A: E ME. AL RL E, F 
As, En ATE, ARH o 给 
Ti. 芳香 烃 或 烯烃 的 电子 接受 ， 纳 


有 关 。 具 有 上 贤 电 子 性 质 的 取代 基 ， 如 


| —-N(CH,); , —CF,, —NO,, —CN, 


—S0,H, —X { X = F, Cl, Br, 1), 
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—COOH,—CHO,—COR, =O 等 连 | 


接 到 兼 环 或 双 键 上 ,生成 强 电子 接受 | 


人 性。 而 和 具有 推 电子 性 质 的 基 团 如 : 


—NH,, —OH, —C,H,, 一 CH,、 


—NHCOCH, ,—OCH, F ETEA | 


BOE bat. ERRE TAT. E 
荷 转移 相互 作用 在 光电 子 材料 、 分 离 
化 学 中 都 有 重要 上 应用。 例如 利用 银 
a. PHRMA eee 
AAA BE HF. 

ei Ft 8 (EA charge wansfer in- 
teraction RAETH TREN aT 
D (RAW SAAR, electron donor} 
与 具有 电子 接受 特性 的 分 子 A CRRA 
电子 受 体 ，eleetron acceptor) 相互 接 
近 时 , D 的 最 高 被 占 分 子 轨 道 
(HOMO) 5 A 的 最 低空 分 子 轨道 
(LUMO) 会 发 生 轨 道 重 要 ， 形 成 从 
Die] A Ae AE eb fay Fe BE r) SE Be i 
(D'-A ), HD 3 ARERR EGI 
定 ， 并 发 生 D 与 A 的 结合 。 这 种 电 
荷 转 移 结 移 多 在 睹 外 -可 见 区 产生 可 
以 观测 的 电荷 转移 新 吸收 带 。 一 般 将 
引起 电子 物体 向 电子 受 体 发 生 电 荷 转 
称 、 形 成 电荷 转移 结构 的 这 种 作用 称 
为 电荷 转移 作用 。 中 性 分 子 间 的 电荷 
转移 作用 并 不 强 ， 如 四 氢化 碳 中 电子 
给 体 六 甲 基 薄 与 电子 受 体 1,3,5- 一 硝 
基 革 相互 作用 的 自由 能 为 -4.6 - 
mol ， 电 荷 转 移 作 用 所 起 的 作用 并 
不 是 很 太 。 此 时 引起 两 者 会 合 的 驱动 
ADAIR PA. fA. MA 
Fe fa Fe ES | is oh FS, A 
这 种 弱 的 分 子 间 作用 力 称 为 电荷 转移 
作用 ， 最 近 也 有 将 这 种 作用 力 称 为 电 


子 授 受 相互 作用 EDA {electron 
donor-acceptor interaction) AJ. 

FR SIL A electrical arc discharge 
电弧 放电 是 在 大 气压 让 两 电极 间 的 ~- 
种 气体 放电 现象 ,参见 电 强 光源 条 。 

FRESE electrical arc spectrum 
a Fe a EP ERTE 
射 光 谱 。 包括 电极 和 试 样 产 生 的 原子 
利 离 子 谱 线 、 试 样 中 含有 的 未 解 亢 的 
和 在 电弧 放电 时 产生 的 化 合 物 的 分 子 
谱 带 及 灼热 固体 辐射 的 连续 光谱 

电弧 光源 electrical arc photosource 
E SAL HGR E — eh AL FS Se J 
FETERE, BUHARA 
WEE., ERFAR, RAR 
发 ， 眠 而 发 射 辐射 。 发 射 光谱 分 析 用 
的 电 强 光源 有 直流 强 光 和 交流 弧 光 两 
H, HHA EMEA EMH. 
BMRB BSA ERR, ATLA 
自动 引 娩 ， 但 操作 很 不 安全 ， 现 已 很 
少 使 用 。 低 压 直 流 电 弛 和 低压 交流 电 
MIG, HERES. AHO 
REE SRA ESA SRA 
电子 引 燃 ,后 者 其 有 更 高 的 稳定 性 。 
电弧 光源 的 温度 较 高 (4000 ~ 
7000K}， 特 别 适 用 于 岩石 矿物 发 射 
EBRI. BARAT RE KBR 
元 素 的 原子 线 和 部 分 元 案 的 离子 线 。 
根据 所 激发 元 素 的 原子 光谱 ， 对 化 学 
RAH. AST. BRA 
有 墨 或 碳 电 极 时 产生 和 握 带 光 庶 外 ， 通 
常 背景 比较 浅 。 

电化 学 保护 electrochemical pro- 
tection ”根据 电化 学 原理 通过 腐蚀 电 
位 的 电化 学 控制 以 降低 腐蚀 速度 的 府 
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mia. EBA HLS, at 
HE A E y RAR Se HE 
Ai HORS SE ELAS HR RP (a- 
nodie protection} tli 23h BE (PG AR fh E 


位 使 金属 进入 阴极 状态 而 实现 的 阴极 


保护 Ceathodic protection) 。 


电化 学 传感器 electrochemical sen- 


sor 换 能 紫 是 电化 学 检测 器 的 传 感 
器 都 称 之 为 电化 学 传感器 。 例 如 ， 将 
葡萄 糖 作为 底 物 的 葡萄 糖 氧化 酶 敏感 
膜 与 过 氧化 所 电极 组 装 一 起 恒 构 成 检 


的 发 光 物 质 发 生 反 应 ， 并 提供 足够 的 
REE A aT Fe RE E 
BCS, PERE ESRR EA 
象 。 电 和 比 学 发 内 过 程 每 毫秒 循环 几 十 
HRK, KAKERA TRARRE. 

电化 学 发 光 免 疫 分 析 
miluminescene immunoassay; ECLIA 
把 电化 学 发 光 技 术 与 免疫 反应 相 结 合 
而 形成 的 分 析 方 法 ， 具 有 很 高 的 灵敏 
度 和 特异 选择 性 ， 且 快速 方便 ,可 广 
证 地 应 用 于 生化 研究 和 检测 。 


electroche- 


Ta 2) Me ee fe E 

电化 学 DNA 传感器 electrochemi- 
cal DNA sensor 利用 单 链 DNA 【ss- 
DNA) 或 基因 探 针 作为 敏感 元 件 固 
定 在 图 体 电极 表面 ， 吉 上 识别 杂交 信 
筷 的 电 活 性 指示 剂 ( 称 为 杂交 指示 
剂 ) 共同 构成 的 检测 特定 基因 的 装 
置 。 其 工作 原理 是 利用 固定 在 电极 表 
面 的 某 … 特 定 序列 的 ssDNA BSR 
中 的 同 源 序 列 的 特异 识别 作用 (分 
FRM) 形成 双 链 DNA (dsDNA), 
同时 借助 -能 识别 ssDNA 和 dsDNA 
的 桨 交 指 未 剂 的 电流 响应 信号 的 改变 
来 达到 检测 基因 的 目的 。 电 化 学 
DNA 传感器 是 近 儿 年 迅速 发 展 起 来 


的 一 种 全 新 转 想 的 生物 传 感 匿 ， 其 用 ， 


途 是 检测 基因 及 一 些 能 与 DNA 发 生 
特殊 相互 作用 的 物质 。 

电化 学 当量 electrochemical equiv- 
alent 电解 时 通 人 IC 的 电量 后 在 电 
极 上 所 析出 物质 的 量 。 

FAME SE ESE electrochemilumines- 


学 反应 带 到 的 产物 与 溶 被 体系 中 存在 


: tector 


cene; ECL 在 一 电解 池 中 通过 电化 |， 


Ade Se AH electrochemical corro- 
sion 至少 包 会 一 种 电极 反应 的 腐 
蚀 。 电 化 学 腐蚀 是 由 于 痪 蚀 体 系 中 形 
成 了 腐 刨 电池 , 金属 /电解 液 界面 上 
阳极 区 的 金属 进行 溶解 破坏 被 腐蚀 的 
问 时 ， 还 伴随 着 腐蚀 环境 中 某 些 氧化 
剂 在 金属 表面 的 还 原 。 

Fa fk 32 SB R electrochemical 
buffer solution 电 尼 学 中 可 以 使 电解 
液 保持 一 定 的 pH 值 且 同时 趣 着 支持 
电解 质 功 能 的 缓冲 汶 液 。 

也 化 学 极 化 electrochemical polari- 
zation 了 天 称 活 化 极 化 。 当 电流 通过 
电极 时 ， 册 于 电极 反应 中 某 一 步骤 进 
行 的 迟缓 性 所 引起 的 电极 带电 程度 与 
可 逆 情 况 下 不 同 击 导致 电极 电势 偏离 
平衡 电势 的 现象 。 其 特点 是 极 化 电流 
很 小 时 ， 电 极 电 势 随 电流 的 增长 较 
快 ; 反之 . 电极 电势 随 电 流 的 增 
长 缓慢 。 

电化 学 检测 器 electrochemical de- 
基于 被 测 溶 质 的 电化 学 活性 
的 检测 器 。 其 检测 灵敏 庶 高 【最 小 
MBAR WR). AR 
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(4 个 数量 级 》、 选 择 性 好 和 设备 简 
A, GRABER BS, SAA 
LSA OR. 电化 学 检测 器 主要 
包括 安培 检测 器、 库仑 检测 器 、 极 谱 
检测 妖 和 电导 检 训 器 。 

Fa fy 学 疗法 electrochemetherapy 
利用 电化 学 的 技术 改变 肿瘤 细胞 的 生 


物 生 理学 状态 ， 在 药物 的 辅助 下达 到 | 
OTR. in. fe - 定 的 电 | 


场 卜 ， 使 位 上 两 电极 之 间 的 肿瘤 组 织 
BERIE. MA., TEARRE R 
3 Fe fig SP Ae en eS A a 
到 治疗 肿瘤 的 作 崔 。 

Bit ESP electrochemical 
immunoassay; ECIA 将 免疫 技术 和 
电化 学 办 测 相 结合 的 一 种 有 标记 的 免 
疫 分 析 法 。 可 应 用 于 测定 各 种 抗原 、 
半 抗 原 或 抗体 . 

Bk ee fe 器 。 electrochemi- 
cal biosensor 由 生物 材料 作为 敏感 
元 件 ， 电极 (固体 电极 、 离 子 选择 
手电 极 、 气 敏 电极 等 ) 作为 转换 元 
件 的 一 种 传感器 。 电 化 学 生物 传感器 
具有 高 度 选择 性 ， 是 快速 、 直 接 获取 
复杂 体系 组 成 信息 的 理想 分 析 工 具 ， 
已 在 生物 技术 .食品 工业 、 临 床 检 
测 、 医 药 工业 、 生 物 医学 、 环 境 分 析 
等 领域 获得 实际 应 用 。 根 据 作 为 敏感 
元 件 所 用 生物 材料 的 不 同 ， 电 化 学 生 
物 传 感 器 分 为 酶 电极 传感器 、 微 生物 
电极 传感器 、 电 化 学 免疫 传感器 、 组 
MER AF A HR eR Le 
DNA ERRET. 

电 北 学 石英 晶体 微 天 平 
chemical quartz crystal microweighting; 


electro- 


EQCM 将 电化 学 电极 SAAMA 


| 合 在 一 起 ， 通 过 电极 王石 英 晶 体 的 振 


东 频 率 的 变化 来 测定 电化 学 电极 表面 
土质 量 的 变化 的 一 种 电化 学 入 器 。 电 
化 学 电极 表面 上 质量 的 变化 将 改变 电 
极 下 五 英 晶 体 的 振 莫 频率 ， 是 一 种 非 
常 灵敏 的 检测 方法 , 它 能 够 测量 
10%, 数量 级 的 变化 。 目 前 该 方法 已 
应 用 于 表 宙 电化 学 研究 。 例 如 测量 固 
ABR A PR A 
随 电 位 变化 的 关系 ,进而 探讨 界面 电 
化 学 反应 过 程 ， 电 极 上 膜 内 物质 的 传 
输 . 存在 于 膜 内 的 化 学 反应 ， 腊 生长 


| 过 程 动力 学 研究 等 。 


电化 学 探 针 electrochemical probe 
是 一 种 作为 电化 学 反应 的 标记 物 上 且 本 
身 具 有 电化 学 活性 的 物质 ， 通 过 它 在 
电化 学 上 发 生 的 变化 以 指示 电化 学 反 
应 的 发 生 过 程 。 电 化 学 探 针 广 证 用 于 
分 离 与 检测 ， 尤 其 是 生物 大 分 子 的 分 
离 与 检测 中 。 

电化 学 位 electrochemical potential 
对 于 带电 的 化 学 体系 ,在 实物 相 上 = 
中 ， 某 组 分 的 电化 学 位 是 把 1mol 的 
该 组 分 在 恒温 人 恒 压 并 哥 持 a 相 中 各 
组 分 浓度 不 变 的 情况 下 , 称 人 a 相 
时 所 引起 自由 能 变化 值 ， 也 即 以 可 北 
方式 进行 这 一 过 程 时 所 做 的 有 用 功 。 

dk + Bw electrochemical 
steady-state 一般 地 说 ， 在 指定 的 时 
间 范 围 内 ， 电 化 学 系统 的 参量 (如 
FERAL. HRD. MED., Le 
MRSS) 变化 甚 微 ,或 基本 上 可 
ADAH 

FA de Sea electrochemical transi- 
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ent 在 指定 的 时 间 范 围 内 、 电 化 学 
系统 的 参 时 【如 电极 电势 、 电流、 
深度 分 布 、 电 极 表 面 状态 等 ) 未 达 
到 稳 态 的 阶段 。 

电极 eleetmde FERRI MR Bi 
域 , BRN LP. ERIZ 
分 析 中 , 电极 是 指 在 电化 学 池 中 穆 以 
进行 电极 反应 并 传导 电流 、 构 成 回路 
的 部 件 。…… 般 分 为 活性 电极 和 惰性 电 
极 卫 类 ,活性 电极 娆 传导 电流 也 参与 
FAR BZ AY, AUR ae ee a eB 
AUPE, APPEAR Ate ee pA 
SSBB RN, HBR. BiH 
ay AERE Be SK BD SI BR AE Sk 
福原 子 发 射 光谱 等 分 析 中 , 电极 是 指 


已 期 工 成 一 定形 状 的 ， 用 来 产生 弧 |! 


Æ AK. 直流 等 离子 焰 的 碾 或 金 
属 。 人 金属 和 合金 试 样 具有 良好 的 导电 
性 ， 可 以 直接 用 作 电 极 。 以 试 桩 直接 
必 为 电极 的 方法 ， 称 为 自 电极 法 。 自 
电极 法 可 以 十 两 个 电极 均 为 试 样 ， 也 
可 以 采用 一 个 辅助 电极 。 岩 石 试 样 的 
导电 性 差 ， 一 般 制 成 粉 未， 装 在 电极 
WFLA, ATER. RARER 
试 样 的 电极 ， 称 为 支持 电极 。 用 作 辅 
助 电极 和 支持 电极 的 材料 ， 主 要 有 


砚 、 锅 和 银 等 纯 物 质 。 碳 质 电极 价 稿 


EE., HERH, MIAE, MAR 
Pa JER Pr AR ERA KA 
RP. REE FST RE 
A, GBBT ARR. 
电极 电势 electrode potential $ 
称 电 极 电位 。 把 金属 插 人 含有 该 金属 


BUF BT AR, SP eT 


ARSE FE RT ABOU, ERR- RRN 


| 就 有 了 电势 差 ， 金属 就 变 成 了 电极 ， 


其 有 -- 定 的 电势 。 任 何 金属 电极 都 包 


| 会同 一 物质 的 两 种 状态 ， 氧化 态 和 还 


原 态 。 当 其 与 溶液 界面 接触 时 都 会 出 
现 上 述 和 情况， 只 是 电势 差 的 大 小 和 符 
号 不 同 而 已 。 目 前 尚 无 测量 单独 -- 支 
电极 的 电势 的 方法 ， 内 能 选择 一 种 参 
比 电极 ， 将 其 与 待 测 电极 组 成 一 个 原 


| 电池 ， 通 过 测量 两 个 电极 的 电势 差 ， 


战 而 得 到 男 一 个 电极 的 相对 电极 电 
势 。 国际 上 规定 用 标准 氢 电 极 作为 参 
午 电 极 中 的 基准 电极 ,将 其 标准 电极 
电势 值 定 为 0- 实际 上 常用 的 标准 电 
RAH RAR, TA LAASH 
AUR 

BERRA electrode reaction AE 
HiT, fe R/S i bk eA 
的 电化 学 反应 。 

电极 反应 的 电子 数 electron num- 
ber of electrode reaction 是 一 个 化 学 
HEHA, TERR (RA) 
一 个 电极 活性 物质 的 离子 或 分 子 时 ， 
转移 于 电极 和 溶液 间 的 电子 总 数 。 在 
Kel, 溶液 中 已 经 存在 的 其 他 物质 
均 不 在 电极 上 氧化 或 还 原 。 

电极 过 程 动力 党 ”kinetics of elec- 
trode process MPR A 4h St oh fy 
{ electrochemical kinetica), #2 M FE h 
极 过 程 的 速度 与 机 理 的 学 科 。 当 反应 
物 在 电极 表面 进行 电荷 转 秽 时 ， 往 往 
伴随 着 表面 层 内 反应 物 或 产物 的 化 学 
转化 过 程 及 反应 物 和 产物 在 溶液 中 的 
传 质 过 程 (如 扩散 、 电 迁移 和 对 
流 )。 电 极 过 程 的 速度 则 由 这 一 连 串 
过 程 中 最 缕 慢 的 步骤 {速度 决定 步 
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W 所 决定 ， 因 此 研究 电化 学 过 程 ， 


的 速度 ， 必 须 首 先 确 定 速 度 决定 步 
MR, 测定 其 速度 点 该 速度 问 各 影响 因 
素 之 间 的 关系 。 研究 电极 过 程 动力 


学 ,发 展 测量 各 动力 学 参数 的 方法 与 | 
技术 ,不 仅 对 上 改善 和 发 展 化 学 电源 、| 


EI 电解、 腐 负 与 防腐 及 电化 学 分 
析 等 都 具有 重要 意义 ， 而 且 也 将 促进 
电化 学 基础 理论 的 发 展 .， 

虐 极 话 性 物质 electroactive sub- 
stance (1) TLR EARLY 
法 中 , 在 电荷 转移 ( 即 电 极 反 应 ) 
一 步 中 ， 或 改变 氧化 态 ， 或 破裂 化 学 
键 的 物质 都 称 电 极 活性 物质 。 {2) 
在 离子 选择 电极 电位 法 中 ， 售 有 被 检 
测 离子 或 与 被 检 调 离子 处 于 离子 交换 
平衡 状态 的 物质 称 为 电极 活性 物质 。 
电极 活性 物质 通常 被 结合 到 一 个 情 性 
A, MERE RE RZ, 

电解 electrolysis ” 当 直 流 电 通过 
某 种 电解 质 溶液 时 ， 电 极 与 溶 渡 界面 
发 生化 学 变化 ,引起 湾流 中 物质 分 解 
的 现象 。 

电解 池 的 电量 quantify of electrici- 
ty The, Ale, EYER Ae 
的 电量 , 记 为 8。 可 由 下 式 求 得 

0 = [Pia 
式 中 ,5 AEREA E-A 
RART BS BE. I HB 


HERR EM R Te: M 
化 反应 所 产生 的 电量 给 予 正 号 ; 总 电 


量 的 各 个 成 分 应 按 相 应 的 电流 命名 并 | 


给 所 相似 的 符号 ， 
电解 分 析 法 electrolytic analysis 


MPRA OTK. BRS 
于 电解 装置 中 进行 电解 ， 使 窒 济 离子 
在 电 概 上 以 使 属 或 其 他 形式 析出 ,由 
电极 所 增加 的 质 基 求 算 出 其 会 量 的 方 
法 : 有 时 作为 一 种 分 离 的 手段 ， 用 于 
除去 基 些 杂质 。 

电解 抛光 electrolytic polishing 
将 敏 抛光 的 导电 件 作 为 阳极 通过 电 钥 
整 平 使 表面 抛光 的 方法 。 

电解 货 盐 法 electrolytic common 
salt process 是 制造 娆 碱 和 氧气 的 重 
BA, ERASER 
FE PRAY AC Ld, BAE b 
FOAL, FERRER MA, EAR ER 
HERRERAS. ARRAS 
BR AR. MAA 
BY RESO St ELA FA URE 
A FS, SAY 1 PR oh hs AB, 
7K $8 Fea EF as. 

电解 水 electrolytic water 在 水 中 
RAR RB, PRG CE Ib 
PR, Brae ek A. 一般 使 
MARRS SCR HSS, HE 
电源 正极 的 电极 上 产生 氧气 ， 接 电源 
负 摄 的 电极 上 产生 氧气 。 

电解 抑制 器 ”electrolyze suppressor 
利用 电解 原理 来 抑制 流动 相 背 景 电 导 
的 一 种 离子 色谱 抑制 器 。 如 阴离子 分 
析 中 所 用 的 电解 型 阳离子 抑制 器 的 原 
理 就 是 将 水 电解 生成 再 和 OH ,只 
有 OH’ "能 通过 阳离子 交换 膜 进 人 流动 
相 (NaOH 水 溶液 ) 中 ,将 NaOH 中 
和 ， 使 流动 相 变 成 电导 率 极 低 的 水 。 
电解 抑制 问 可 抑制 100 mmol ' 工 -的 
酸性 或 碱 性 流动 相 。 
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电 聚 合 高 分 子 包 埋 法 


merization macromolecule embedment 


electropoly- 


将 单 体 和 生物 功能 物质 如 酶 ， 同 时 混 


合 于 电解 被 内 ,通电 使 单 体 在 电极 甫 


面 电 育 合成 高 分 子 ， 辐 时 将 酶 包 埋 于， 


高 分 子 膜 内 ， 直 接 固定 于 电极 表面 ， 
以 构成 后 御 传感器 的 方法 。 
电离 


Lonization 


EHER SFE ds BEE Fy LS YE PR 
负离子 过 程 。 

电离 电位 ionization potential $4 
PRG EAMES MH TRE 
些 外 层 电子 脱离 该 原子 核 的 作用 力 范 
图 ， 成 为 自由 电子 ,这 时 原子 由 于 失 
去 电子 丽 成 为 离子 。 这 种 现象 称 为 电 
离 。 为 使 原子 发 生 电 离 所 需 的 能 量 称 
为 电离 能 ， 也 称 电 离 电 位 ， 以 电子 忧 
特 为 单位 。 原 子 失去 -一 个 电子 ， 称 为 
一 次 电离 ; 失去 两 个 电子 称 为 二 次 电 
离 ， 依 次 类 推 . 产生 不 同 程度 电离 的 
电离 电位 是 不 同 的 。 

FRAME degree of ionization 体系 
中 电 遍 原子 浓 阐 与 总 原子 浓度 之 比 称 
为 电离 度 x,, 根据 电离 平衡 

[M] + [M] [M]; 

AP, (Mi, [M] 和 [M] 分 别 
AAD A RRR. ATRAEM 
原子 总 浓 麻 ， 根 据 沙 哈 (Saha) 方 
程 ， 原子 电 访 度 % 的 大 小 与 原子 燕 汽 
的 分 压 p、 原 子 的 电离 电位 下、 体系 
的 温度 了 的 关系 是 


中 性 原子 或 分 子 ， 
和 失去 电子 成 捕获 电子 ， 生 成 离子 的 过 | 
程 。 在 质谱 分 析 中 ， 指 气相 、 液 相 、 | L 
| KERATAN K AT 


p 50407, 
= - logp — F + 


t-r 


log 
5 
5 log? - B 


式 中 , BOAR, BAR x BV, 
小 、 BETHE, ATURE [Mh 
BUNT, MAN s 与 电离 平衡 党 
数 二 之 间 的 关系 是 

x K K 


1-4 [M)+(M°] Mh 


K., H KERK. ETA h K 
RK. 

FSFE ionization interference 
FU Ee dP A E F 
扰 。 电离 电位 低 的 碱 金 属 在 高 温 下 儿 
乎 完全 电离 。 电 离 使 自由 原子 数 减 
w. 导致 原 子 发 射 和 原子 吸收 信和 号 降 
低 。 从 电离 平衡 移动 的 观点 考虑 ， 加 


| 入 大 重 电离 电位 蝎 低 的 碱 金属 元 素 ， 


可 以 抑制 电离 电位 较 高 的 被 测 元 素 原 
子 的 电离 ， 从 而 可 以 消除 电离 干扰 。 

Fa MSE] ionization buffer WY 
称 电 离 抑 制剂 和 销 电 离 剂 ， 参 见 电离 
WARK. 

Fa A ES ionization cross 
section detector X $f RL RB BA 
Migs, FLERE. RAFT 
人 带 有 放射 源 的 电离 室 时 ， 与 放射 源 
辐射 出 的 日 粒子 碰 檀 而 电离 ， 得 到 
纯 载 气 的 电离 电流 ， 当 载 气 中 含有 被 
测 组 分 时 电流 发 生 了 变化 ， 测 定 电 流 
的 变化 . 便 可 测定 组 分 的 会 量 。 生 成 
离子 对 的 数目 取决 于 放射 源 的 放射 性 
强度 、B 粒 于 的 能 量 ， 以 及 载 气 的 电 
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离 截面 积 。 由 于 组 分 分 子 的 有 效 截面 


积 与 其 组 成 元 素 原 子 的 有 效 截 面积 具 | 


有 加 和 性 的 关系 ， 央 此 这 种 检测 器 可 
以 根据 组 分 中 各 元 泰 的 原 了 截面 积 来 
预先 计算 其 响应 信号 的 太 小 ,其 线性 
FEEL FT LAM 0% FE 100% AVR RE, 
对 于 所 有 组 分 甫 有 响应 傍 号 ， 灵 敏 度 
较 低 ， 输 测 限 约 为 10 一 gs 

电离 能 ionization energy X PRIE, 
BA, ERTA E A Te RE 
TORE MAAR FRAE 1 个 电子 变 
为 氧化 数 为 +1 的 阳离子 所 需要 的 能 
划 叫 做 第 一 电离 能 ， 通 称 电离 能 。 册 
氧化 数 为 + 1 的 阳离子 再 失去 1 个 电 
TEAME +2 的 阳离子 所 需要 
的 能 量 叫做 第 一 电离 能 。 第 一 电离 能 
比 第 二 电离 能 数值 为 低 。 电 离 能 反映 
了 金属 原子 失去 电子 的 难 易 ， 即 说 明 
TERHERE. HETER E 
现 的 氧化 态 。 

AMX ionization chamber; ioni- 
ing cell 在 离子 源 内 ,样品 与 电子 
东 或 反应 离子 相互 作用 ,生成 样品 离 
子 的 场所 。 

电离 抑制 剂 ionization suppressor 
又 称 消 电离 剂 。 加 入 到 体系 中 的 可 以 
Sl FOR E RHA A hA 
子 浓度 的 物质 。 从 电离 平衡 移动 的 观 
点 考虑 ,在 体系 中 加 入 大 量 电离 电位 
更 低 的 碱 金属 元 案 ， 在 体系 中 产生 大 
KHARAT, eM ICRI Te 
离 平衡 移 向 自由 原子 方向 ， 从 而 抑制 
了 电离 电位 较 高 的 被 测 元 素 原 子 的 电 
A, 消除 电离 干扰 。 

FARE current 电荷 的 定向 移动 形 


1 成 电流 ， 古 单位 时 间 内 流 过 某 … -截面 


的 电量 。 

FB ESP AT current analysis 在 
电化 学 分 析 法 中 以 测量 电流 的 大 小 或 
电流 的 改变 来 调 定 物质 含量 的 方法 - 
如 极 谱 分 析 法 等 属于 电流 分 析 法 。 

BEWE curent efficiency 在 一 


| 定 的 外 加 电压 条 件 下 ， 被 测 物 质 电极 


反应 所 产生 的 电解 电流 占 通 过 电解 池 
的 总 电流 的 比例 ， 以 免 表 示 。 

电 毛 网 管 曲线 electmeapilar 
curve 证 究 电 极 电 位 与 金属 -溶液 间 
的 表面 张力 关系 的 曲线 , WEA Fe 
间 与 电极 电位 的 关系 由 线 和 电 毛 组 管 
曲线 相间 。 

HE Sn Be electro-capillarity 
1873 年 Lippmann HEME ARH S 
月 其 作为 极 化 电极 ， 电 解 池 底部 的 尔 
层 作 为 非 极 化 电极 ， HARRERA 
中 素 表 面 张力 随 电位 的 变化 ,发现 了 
来 的 表面 张力 随 外 吉 电 位 的 政变 而 改 
变 的 现象 。 用 显微镜 可 浙 察 出 毛细 等 
ASA mie Reyes 

FARMER galvanic corrosion HK 
ONZE Ri. AR hee RRS E 
ERIK AR RH RNS 
fot. i TRE EA TS EA ah 
ERREKAR, EHK yE 
触 腐蚀 。 

ARE galvanic series 在 其 给 定 
环境 中 ， 以 实测 的 金属 和 合金 的 自 热 
腐蚀 电位 高 低 依 次 排列 的 顺序 。 用 电 
偶 序 可 以 预 估 电 侦 郊 蚀 的 危险 性。 

BARA electrospray ioniza- 
tion; ESI EE PERAH 
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ASAE Pie. FEMA 
HEREA as eg Bt ae i BR PL e 
In THR BA, FEE EE 
Hh ARE ee ER ARE (Taylor 
cone) 。 由 于 强 电 场 的 人 必用， 引发 正 、 
皇 商 子 的 分 离 ， 人 重生 成 带 高 电荷 的 


液 滴 。 在 加 热气 体 (TRIE) 的 


FEAF. Beh BOR eh ME 
该 滴 体 积 逐 浙 缩 小 ， 液 滴 的 电荷 密度 
HEA i Kk FRA EHER. 5l 
HR ARR, BO EOR 


炸 ” ， 分 烈 的 带电 被 滴 随 着 溶剂 的 进 | 


一 步 变 小 ， 最 线 导 致 离子 从 带电 液 滴 
中 蒸发 出 类， 产生 单 电荷 或 多 电荷 离 
子 。 质 子 的 如 成 可 生成 单价 或 多 价 正 
离子 ， 耐 脱 质 基 可 生成 单价 或 雪 价 负 
BT, 

FADS SHE electrospray interface 
近年 来 广泛 用 十 被 相 色谱 -质谱 联 用 
RR AE OO a” BER 
结 台 在 一 起 的 装置 。 这 种 装置 主要 有 
一 根 内 径 0. 1mm 左右 的 金属 毛细 管 
喷嘴 和 一 个 能 提供 3 ~ BV 电压 的 电 
源 。 人 金属 毛细 管 喷 嘴 一 般 为 多 层 套 
管 ， 最 内 层 是 流出 物 ， 外 层 为 辅助 喷 
射 气体 或 必要 的 添加剂 。 在 电 喷 每 离 
FREY, JLRS ay 
加 到 被 分 析 化 合 物 上 ， 它 是 至 邻 为 止 
最 “ 软 ” 的 电离 方式 。 对 于 小 分 子 
titma., AMR TEER 
到 [M+H]*, [M+Na]*, [M+ 
K}", [M~H1°@, EE 
一 类 的 生物 大 分 子 来 说 ， 由 于 用 电 嘲 


雾 离子 化 可 以 产生 大 量 的 多 电荷 离 | 


子 ， 可 以 利用 一 组 多 电荷 离子 计算 出 


该 化 合 物 的 实际 分 子 最 ， 

FREE USA the effect of electrical 
discrimination {ESLER DERE, BE 
样 量 除 与 进 样 电 压 和 时 间 有 关外 ， 还 
SAMPARA. SRA 
分 进 样 量 大 些 ， 反 之 则 小 些 。 这 种 在 
电 秆 称 申 ， 对 被 迁移 深 质 的 歧视 效应 
称 电 歧视 效应 。 

FRESE Rs mass-transfer by mi- 
gratin ” 茶 电 粒子 在 电场 力作 用 下 迁 


电 迁 移 进 样 electrophoretic injec- 
ten 把 毛细 管 的 进 样 端 插入 样品 深 
液 ， 加 上 -个 进 样 电压 并 维持 一 定时 
间 ， 则 样品 深 渡 在 电泳 及 电 滩 流 的 作 


| 用 下 进入 毛细 管 中 ， 然 后 将 样品 溶 流 
; 换 成 电解 质 深 液 进行 电 瀛 。 


FAIR FAK electrothermal atomi- 
zation FARA ETE RARE 
测 元 素 转 化 为 自由 原子 蒸气 的 过 程 。 


i 电热 原子 化 法 是 1959 年 里 沃 夫 


(B. V. Lvov) 提出 的 。 他 当时 使 用 的 
EHRE EPRE, APARRA 


| ARARE E RA HR ib 


当今 商品 仪器 使 用 前 是 多 为 改进 的 
Masemann 型 管 式 石墨 炉 诛 子 化 器 。 
EPERE: (1) SHARER; 
(2) 选择 性 好 ; (3) 样品 用 量 小 ; 
(4) BARE. TORR AER 
约 的 种 元 素 。 

电热 原子 化 器 electrothermal at- 
omizer 以 电 为 热源 实现 元 素 原 子 化 
的 装置 。 它 利用 电容 发 热 体 通 以 低压 
KEH, RRJ BIA 3000 的 高 


i HA, 使 盛 于 原子 化 器 内 的 试 样 蒸发 和 
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原子 化 。 CRB AM BART hea 
SLABS. TARAS aR oS 


W. ea a I. RRT ， 


化 器 、 金 属 原子 化 器 等 。 随 着 横向 如 
热 原 子 化 器 的 出 现 ， 又 开发 了 其 他 形 
FAW BoP, KRR JE SP A th BE 
布 均匀 。 

电容 免疫 传 感 吕 
中 unoaensor 2 T RM a RAAT 
UA PE FS Md Be REE HRR eE 
感 器 。 通 常生 牧 分 子 都 具有 电荷 ， 当 
通过 特异 亲和力 接 到 电极 表面 时 引起 
双 电 屋 电 容 的 变化 ， 模 此 可 以 测定 反 
应 物 的 浓度 。 它 可 连续 地 监测 电容 的 
变化 来 研究 在 电极 表面 发 生 的 反衬 动 
力学 过 程 ， 从 而 研究 分 子 之 问 的 相互 
必用。 它 的 一 般 组 成 是 ， 在 金 电极 表 
面 由 矿 辛 醇 形 成 自 组 膜 将 单 克 降 杭 
体 耦 合 在 膜 上 作为 识别 旦 ， 当 加 入 一 
抗原 (无 标记 ) H, AR 
SRE RCN, BAM AAS 
被 测 抗原 的 浓度 之 间 星 线性 关系 ， 动 
态 范围 可 达 三 个 数量 级 ， 检 出 限 达 
15 x107" mol - 1.-', 

BRAS ke wie 
tively coupled microwave plasma 微波 
等 离子 体 是 指 通 过 微波 与 工作 气体 
(Ar R He) 的 作用 而 产生 的 高 温 等 
RP, WRB a 
MEMERR -金属 空心 管 ， 当 工作 
气体 引入 ， 并 进行 调谐 时 ， 一 个 明亮 
的 火焰 状 等 离子 停 即 可 在 电极 的 顶部 
上 方形 成 。 微 波 等 离子 体 光 源 是 一 种 


capacitance im- 


capaci- 


重要 的 原子 发 射 光源 。 按 照 微 波 等 离 ， 


为 两 大 类 , 即 电容 看 合 微波 等 离子 体 


| (CMP) 和 微波 诱导 等 离子 体 (MIP) 。 


ERA Electrofusion 在 电场 的 
FHF, h FARRERES AEA 


| 的 改变 导致 细胞 的 融合 称 为 电 融合 。 


电 色 谱 法 electro-chromatography 
将 控制 电位 库仑 分 析 用 于 流动 体系 测 
定 的 一 种 方法 。 在 柱 电 极 中 填充 玻 碳 
粒 等 导电 物质 进行 电解 利用 起 笑 
在 柱 中 产生 一 均匀 的 电位 梯度 来 测 
定 。 方 法 具有 最 样 少 〈 鬼 10nd), $ 
CAL PHS Imin) 的 优点 。 可 
用 于 铀 和 钱 的 调 定 。 

FA (3) electroosmosis 在 外 
加 电场 作用 下 ， 分 散 介 质 对 固体 分 散 
相 做 相对 移动 的 一 种 电动 现象 。 鲍 如 
在 外 加 电场 作用 下 ， 永 在 极 细 的 玻璃 
EME 【内径 为 10 ~ 10% om) 中 
向 负极 移动 。 产 生 电 浴 现 象 的 原因 是 
水 和 毛细 管 琉璃 壁 的 界面 形成 了 双 电 
层 , RRO ih. 水 带 正 电 
fai, 在 外 加 电场 作用 下 带 正 电荷 的 水 
RRB. ABMRK STL (in 
Mit, RAS). RB RRR, 
ARR SEMM, HA RRA hem 
象 。 工业 上 常用 电 滩 现象 驱赶 水 分 。 

FABRE electroendosmaotiec flow 在 
SAE, BRS ALS 
oh ie Sate AF ER le a 
的 现象 。 

电 洪流 标记 物 electmendosmotic 
flow marker 用 于 测定 电 滩 流 大 小 的 
i, Mie 

Fa ET OB 


electroendosmotit 


于 体形 成 的 方法 和 结构 的 不 同 ， 可 分 | mobility 类 似 于 电流 ， 电 渗流 大 小 
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用 电容 流 系 数 或 电 洪流 消 度 (a) 
表示 ， 其 天 小 为 单位 场 强 下 的 电 渗 流 
CERF, Bly, =v/E. 

ra ea 


electrodialysis 


在 直流 电 ， 


场 的 作用 下 ， 利 用 离子 交换 膜 使 溶液 
中 的 带电 离子 选择 性 地 透 过 而 实现 分 


离 的 过 程 。 日 前 电 诊 析 主 要 应 用 十 海 
水 脱盐 、 药 癌 纯 化 、 处 理 放 射 性 户 液 
以 及 纯 水 制 符 的 前 处 理 等 。 

电势 滴定 法 
又 称 电 位 滴定 法 。 是 向 试 液 中 滴 加 能 
与 被 测 物质 进行 化 学 反应 的 已 知 浓度 
的 试剂 ， 在 滴定 过 程 中 监测 指示 电极 


potentiometric method 


电势 的 变化 ， 药 反应 按 化 学 计量 进 | 


FT. MER NAM BO RA 
EARE TS | ef RR 
确定 滴定 终点 的 方法 。 它 属于 容量 分 
析 范 畴 。 央 此 ， 要 利用 这 种 方法 进行 
测定 ， 必 须 满 足下 列 条 件 : (1) 所 
依据 的 化 学 反应 必须 是 定量 的 ， 有 着 
当 的 滴定 剂 ; (2) 反应 有 较 快 的 速 
E (3) 有 合适 的 指示 电极 ， 以 确 
ERMA. ERRE- 
用 pH BESS RATE AR HAR 策 化 还 
原 滴 定 可 采用 惰性 金属 电极 为 指示 电 
th; 在 沉淀 滴定 和 络 合 滴 定 中 可 采用 
离子 选择 性 电极 为 指示 电极 。 电 位 洲 
HEV HA, FRR RSS 
ERNER EE, 
可 用 于 离 解 常数 小 于 5 x 10°" Ye 
或 弱 碱 的 滴定 。 

电势 滴定 曲线 potentiometric curve 
在 电势 滴定 法 小 ,给 制 滴定 过 程 指 示 
电极 的 电势 《或 测 是 电池 电动 势 ) 
对 如 人 的 相对 应 的 滴定 剂 体积 的 关系 


曲线 , 

电势 溶出 法 potentiometric strip- 
ping analysis; PSA 在 恒 电 位 于 预 电 
解 证 集 ， 将 待 测 元 素 富 集 到 工作 电极 
上 ， 然 后 利 几 化 学 试剂 《氧化剂 或 
还 原 剂 ) 的 氧化 或 还 原作 用 使 其 溶 


出 ,同时 记录 Et She MR, 


地 进行 定性 定量 分 析 。 此 法 具有 高 灵 
REAM HR, HES TAAR 
量 金属 和 混 台 金属 。 

FARRAR electrical double layer 在 
电极 与 洲 液 间 进 行 电极 反应 的 很 薄 的 
一 个 表面 层 ， 是 电极 电势 存在 的 位 置 
所 在 。 相 异 电势 的 形成 是 由 于 ;， (1) 
外 电源 通过 辅助 电极 对 电极 充电 ,使 
电极 金属 将 带 净 电荷 ， 此 时 电极 的 访 
液 相 将 带 符号 相反 的 等 县 电荷 ; (2) 
界面 上 极 性 分 子 【包括 溶剂 分 子 ， 
如 水 的 但 极 子 的 吸附 或 定向 排列 ; 
(3) 商 子 在 界面 上 的 吸附 ; (4) 电 
极 界 面 存 在 氧化 还 原 电 对 ,它们 的 氮 
化 还 原 倾 向 表现 为 电极 电势 。 以 上 电 
势 产生 的 原因 可 以 相互 重生， 总 的 效 
果 是 在 界面 上 产生 正 、 负 电荷 的 空间 
分 离 ， 但 由 于 正 、 负 电荷 相 吸 引 ， 故 
它们 将 比较 紧密 地 或 疏 枞 地 在 电极 界 
面 排列 ， 形 成 正 、 抽 两 层 或 多 层 。 电 
双 层 的 结构 和 性 质 将 对 电极 反应 速度 
产生 重要 的 影响 。 

A PS EO electronic quadrupole 
moment +h, PU iR 4E FE Be ey BE A By A 
性 质 之 --， 上 反映 核 内 电荷 的 分 布 。 


7= 的 核 , 电荷 在 核 上 的 分 布 是 球 


i38 dion 岂 


APRS, BORRAR. TT > A | 


核 , PMA RRR, LABOR 
2 2 
矩 ， 记 以 e0。 其 中 心 = AE oe) 


单位 为 om’, RP, Z 为 核电 荷 数 ， 
a, pb 分 别 为 旋转 椭 球 半径 ， 其 中 心 
是 沿 着 旋转 轴 方 向 的 半径 。 当 &>a 
时 eQ AIE, Pr kA HDE Fe R E 
“PE” W, 4 b<attt, e Ah, 


矩 的 核 要 比 研究 1 = 村 的 核 困难 得 


多 核电 四 极 移 在 电场 梯度 的 作用 下 
引 引 了 谱 峰 相 当 大 地 加 宽 。 

电 通 得 性 electropermissibility 在 
电场 的 作用 下 ， 生 物 膜 通 透 性 所 发 生 
的 变化 称 为 电 通 透 性。 

电位 滴定 potentiometric titration 
将 滴定 操作 与 电位 测量 相 结合 的 一 种 
分 析 方 法 。 在 试 样 溶液 中 漫 人 指示 电 
极 和 参 比 电 极 ， 根 据 滴定 过 程 中 滴定 
剂 体积 与 指示 电极 和 和 参 比 电极 的 电位 
差 的 关系 确定 滴定 终点 。 本 法 可 用 于 
酸 碱 、 配 位 、 气 化 还 原 和 沉淀 滴定 ， 
也 能 应 用 于 有 色 或 浑浊 溶液 以 及 非 水 
浴 剂 泣 定 中 终点 的 判定 。 

电位 分 析 法 potential analysis 由 
于 电极 电位 与 济 液 中 相应 离子 的 话 度 
之 间 的 关系 ， 可 用 Nernst JARE 
示 ， 因 简 通 过 测 入 电极 电位 ， 就 可 确 
定 离子 的 活 度 (ARE) 的 方法 。 
电位 分 析 法 分 为 直接 电 拉 法 和 电位 泣 
定 法 。 它 是 一 种 经 殿 的 分 析 方 法 ， 可 
以 测定 其 他 方法 难以 测定 的 许多 种 离 


子 ， 如 厌 金 属 和 碱 士 金属 离子 、 无 机 
阴离子 和 有 机 离子 等 ;使 用 的 仪 右 比 
较 简 单 ， 操 作 比 较 方便 ， 易 于 实现 分 
析 的 自动 化 ， 在 测定 平衡 常数 方面 是 
个 重要 的 手段 。 

电位 检测 器 electricity potential 
detector 基于 测定 指示 电极 表面 相 
对 参 比 电 概 的 电势 的 检测 器 , 

电位 "pH BA potential-pH diagram 


| MRAR ( Pourbaix diagram). FA 
Wat “ERO” BARRA 


LAR ATER SS MR Aa a 
学 稳定 性 的 电位 和 pH 值 的 函数 关系 
图 。 用 以 分 析 电 要 反应 中 各 组 分 生成 
的 条 件 受 稳定 存在 的 pH- 电 位 的 范 
Fel, 也 可 用 专 司 计 备 种 金属 在 不 同 的 
电位 、 离 子 浓 度 与 pH 值 下 所 能 存在 
的 形态 。 

电压 - 扫 拱 库仑 法 voltage-scanning 
coulometry 在 恒 电 压 扫 拱 下 进行 电 
解 移 方法 。 在 靠近 深 补 的 氧化 -还 原 
平衡 电位 处 开始 扫描 ， 选 择 合适 的 扫 
撒 速 度 以 维持 电化 学 平衡 。 将 电解 电 
流 积分 ， 所 得 电量 是 电 标 的 消 数 ， 可 
直接 在 x-y ERRER. KPH 
更 已 发 展 成为 一 个 高 灵敏 度 的 痕 重 
(107% ~ 107-7 mol + L7' 3 ug 4) 分 
RAK. SAAT MAIR HAE 
FRR, HERRA DHARE GH. 
BEMER voltage contrast im- 
age Al Aira He et BOR RE A 
以 获得 样品 表面 各 处 前 电位 分 布 的 方 
法 。 其 原理 为 : 次 级 电子 是 一 种 低能 
粒子 ， 其 运动 轨迹 受 样 品 的 表面 电位 
的 影响 ， 因 此 次 级 电子 像 中 很 容易 显 
示 出 由 样品 表面 存在 的 电位 所 引起 的 


电 dian 739 


ABER, BPE HEPIE. 

电 称 洪 一 种 利用 电 
和 解 原 理 进行 检测 的 微量 分 析 方 法 。 通 
过 电解 ， 把 金属 样品 表 向 的 微 晤 金属 
溶解 为 金属 离子 ， 家 接 浴 入 没有 电解 


electrograph 


液 的 载体 上 ， 册 特效 的 显 色 或 其 他 反 
应 进行 检 册 。 电 移 谱 方法 只 能 用 于 导 


电 物 质 的 检测 ， 具 有 简便、 快速 ， 取 
样 少 ， 不 损坏 试 样 等 优点 ， 旦 -种 较 
好 的 定性 检 出 方法 。 妇 时 测试 条 件 一 
致 ， 将 试 样 显 色 程 度 和 标准 样品 作对 
比 ， 也 可 以 进行 年 基 或 半 定 量 分 析 。 
电 称 谱 方 法 可 用 于 合金 和 钢 的 鉴定 。 
如 用 于 车 间 和 材料 场 分 辨 混 钢 种 ， 可 
PA BR eR SR Sh. E, H. 
W. 铝 、 饥 等 11 种 金属 ， 使 用 方便 ， 
在 生化 方 商 ， 可 用 此 法 检测 在 动 植物 
组 织 中 以 离子 状态 存在 的 一 些 成 分 。 

电泳 光 散 射 。 ejectrophoretic light 
scattering -利用 激光 光 和 散射 作为 测定 
BETHE Sh A on PE ADE te ig — Ph y 


Ro ERK SCR MAS. AL 
电泳 确定 其 表面 电 性 质 的 特性 ， 利 用 


诉 光 光 散射 准确 地 测定 粒子 的 动力 学 
性 质 ， 是 精确 地 测定 胶体 粒子 的 电泳 


迁移 率 、 电 动 电位 、 扩 散 系 数 、 沉 降 ， 
速度 、 粒 子 的 大 小 、 比 电导 等 性 质 的 | 


光 艇 射 技术 。 该 技术 具有 测量 速度 
快 ,分辩 率 高 和 和 拓 应 范围 宽 等 优点 。 

FA 2K GE: electrophoretic mobility 
EEA FATATA, BD 
fy, FYE, 

FA HA corona discharge 给 置 
FEJER E hE h BRT Bs 
ALAR, EZ RARE, MATRA RK 


电 ， 使 放电 针 周 围 的 气体 电离 ， 叫 作 
BER. 在 质谱 分 析 中 ， 它 被 用 于 
大 气 庄 化 学 电离 中 , 使 反应 气体 


离子 化 . 
电 致 化 学 发 光 electrogenerated 
chemilumineseence; — electrochemilumi- 


nescence 利用 电化 学 手 般 ， 通 过 电 
极 给 含有 化 学 发 光 物 质 的 体系 施加 适 
当 的 电压 或 电流 ， 使 其 中 某 些 成 分 在 
电极 上 产生 氧化 还 原 反 应 ， 从 而 产生 
下 茶 种 具有 化 学 活性 的 物质 ， 该 物质 
能 与 发 光 物 质 反 应 并 提供 足够 的 能 
量 ， 致 鸽 发 光 物 质 的 基态 电子 跃迁 到 
激发 态 ， 当 激发 态 电 子 回 到 基态 时 便 
发 出 一 定 波 长 的 光 ， 称 为 电 敏 化 学 发 
光 。 也 可 利用 电极 提供 能 晤 直接 使 发 
光 物 质 进行 气 化 还 原 上 反应， 并 和 后 成 蘑 
种 稳定 的 中 间 产 物 ， 该 产物 迅速 分 解 
导 敏 发 光 。 电 致 化 学 发 光 分 析 是 基于 
电解 过 程 中 所 产生 的 光 的 强度 进行 测 
量 ， 上 日前 电 致 化 学 发 光 分 析 使 用 最 广 
的 3 种 技术 是 : (1) 在 两 电极 之 间 
施加 一 个 交流 电压 ， 使 得 自由 基 阴 离 
子 和 自由 基 阳 离子 能 够 在 同 电极 上 
EFE, PPAR, TERR 
APR SKB, Se 
中 某 种 发 光 物 质 反 应 ,并 提供 足够 的 
能 其 产生 激发 态 分 子 或 离子 而 发 沦 ; 
(2) 采用 高 速 旋转 的 环 - 盘 电 投 ， 在 


， 环 电极 上 施加 一 个 交流 (一般 为 对 


称 双 阶 栈 方 波 脉 冲 电 压 ) 或 直流 电 
Ae, 而 注 盘 电 要 保持 一 个 信 定 的 电 
压 ， 使 处 于 电极 中 间 的 电解 产物 能 迅 
速 迁移 出 去 , 然后 与 环 电极 附近 所 产 
生 的 自由 基 离 子 进行 反应 ， {3) 在 


H0 dion 电 


两 个 相隔 很 近 的 电极 之 间 施 加 -… 个 直 
流 电压 ， 阴 离子 和 阴离子 在 各 自 相 应 
的 电极 RPA, 并 向 对 方 扩散 ， 从 而 
在 一 个 微小 区 域内 发 生 反 应 而 引起 


AEH. 

BBS electrogravimetric 
analysis ” 见 电解 分 析 法 条 。 | 
FAH ”clectrochromism 在 电极 

或 电极 近 旁 发 咎 氧化 还 原 反 应 而 产生 


ae HA AY) Bit YAE Be Be GE E TAE 
的 现象 。 
电子 倍增 器 


electron multiplier 


在 电子 能 谱 仪 中 用 来 放大 检测 微弱 电 | 


信号 的 器 件 ， 是 电子 能 谱 仪 的 关键 部 
件 之 一 。 在 光电 子 能 谱 中 被 检测 的 电 
THIRA. mE TERI Tn 
BSS RAMA A. E 
工作 原理 基 当 一 -个 电子 进入 倍增 器 阴 
极 时 发 生 碰 撞 ， 产 生 过 个 次 级 电子 ， 
这 些 次 级 电子 沿 和 加速 电场 运动 的 同 
时 ， 再 一 次 与 壁 表 面 磁 搞 从 而 产生 更 
杀 的 次 钱 电 于 ， 如 此 反复 多 次 ， 最 后 
在 电子 倍增 器 的 阳极 即 可 获得 较 容 易 
测量 的 脉冲 信号 。 一 般 电子 倍增 器 的 
放大 倍数 在 10° 倍 左右 ， 一 般 要 求 电 
子 信 增 器 具有 很 高 的 放大 倍数 以 及 很 
低 的 信和 号 噪音 ， 并且 存在 一 个 放大 坪 
区 电压 。 

BEFA electronic noe ATARE 
BERT BAA DRE TT RAE BR aE 
析 的 阵列 传感器 ， 其 上 每 一 个 阵 元 都 
惟 一 对 应 于 一 定 范围 的 化 合 物 产生 响 
应 ， 各 阵 元 对 物体 探测 所 得 的 信息 数 
据 通 过 计算 机 软件 识别 程序 进行 分 
析 、 绽 出 分 析 判 断 或 定量 数据 。 各 国 


已 研制 了 种 种 嗅觉 灵敏 的 电子 粤 ， 可 
用 于 检测 香水 、 化 妆 品 ， 食 品 香 料 等 
挥发 性 化 学 物质 ， 也 可 用 于 侦查 媳 
药 、 毒 品 以 及 一 些 环 境 毒 素 、 因 为 是 
通过 气体 分 子 运 动 进行 检测 ， 分 析 速 


| 度 很 快 (10s Z£), 


电子 捕获 化 学 电离 electron cap- 
ture chemical ionization; ECCI 利用 
FRR AAR RES A 
物 时 ， 因 为 被 分 析 物 的 电子 亲和力 很 
强 ， 可 以 捕获 -… 个 电子 生成 负离子 

AB +e ——AB: 
或 AB +e ——A" + B’ 
对 电 负 性 高 的 化 合 物 能 得 到 高 灵敏 度 
的 分 析 结 果 。 

志 子 捕获 裂解 election capture dis- 
sociation; ECD 由 电 玻 署 电 离 生 威 
的 多 质 于 分 子 离子 [M+nH]"* ， 
通过 捕获 低速 的 电子 ， 在 高 激发 态 


[M+nH] 0 弄 解 的 现象 。 此 过 
程 被 认为 是 高 能 量 的 型 解 。 例 如， 对 
FSR BHC RAR BAB 
FE o 

电子 传递 蛋白  Electron-transfer 
protein 生物 体系 内 进行 电子 传递 反 
MOEA, WARE C, RS 
AS. 

电子 传递 链 electron transfer chain 
生物 化 学 中 一 连 串 的 氧化 还 原 反 应 受 
许多 载体 影响 其 电子 传递 。- 一 个 电子 
传递 链 也 叫 呼吸 链 ， 形 成 有 气 呼 吸 的 


， 最 后 阶段 。 例 如 从 NADH 的 脱氧 反 


应 ， 履 珀 酸 脱 氧 反 应 等 到 辅酶 Q 池 ， 
再 从 辅酶 Q ii Bl Ae i fe 
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A Fal CBE DU) A OB 
最 后 电子 受 体 氨 的 还 原 和 和 氧 离子 结合 
形成 水 。 

EFR IE electron magnetic mo- 
ment FB FAUR ize SP E ARE 
PAPUE E. A 表示 。 它 在 外 
hin Zo LMR u, RAP 
Tm. TH RRSUBIS ATP E 
ABE PK EE, Aa, Re 
Ces es ZOE pel E 
FRE RM pw. =e +o BARB 
ELAO 的 s 态 , 电子 轨道 磁 矩 等 于 
J, 于 是 电子 往 失 就 是 电子 自 
RR. 

电子 电离 【离子 ) 源 eleciron 
RAAT BS 
T 【electron bombardment ionization 
source). 一 种 最 常用 的 质谱 仅 离 子 
i, fee FI 源 。 主 要 由 阴极 ( 灯 
经 )}、 离 子 室 、 电 子 接收 极 、 一 组 静 
电 透 镜 组 成 。 在 高 真空 条 伴 下 ， 纵 灯 
HR. ITH RS, 电子 从 
Mime KAFR, 在 此 过 程 
中 与 离子 室 中 的 样品 分 子 发 生 碰撞 ， 
使 样品 分 子 离子 化 或 碎 虱 成 碎片 离 
子 。 为 了 使 产生 的 商 子 流 稳定 ， 电 子 


lonization ion source 


东 的 能 最 一 般 设 为 70eV， 这 样 可 以 | 


得 到 稳定 的 标准 质谱 图 。 利 用 电子 电 
离 状 可 以 得 到 样品 的 分 子 量 捕 息 和 结 
梅 信息 。 查 不 适 二 分析 易 分 解 、 难 挥 
发 的 化 合 物 。 

电子 -电子 双 共 振 
double resonance; ELDOR 电子 - 核 
RU fe 《ENDOR》 的 响应 表现 在 
ESR 吸收 信号 的 增强 ,而 在 ELDOR 


electron-electron 


实验 中 是 记录 样 章 受 第 2 个 微波 场 
【取代 ENDOR 中 的 射频 场 ) 辐 照 时 
所 产生 的 ESR 信号 强度 的 减弱 。 其 
基本 原理 是 把 抽 运 跃迁 的 饱和 转变 为 
观察 跃迁 的 饱和 ， 因 而 削弱 了 ESR 
HIRI, SHE ELDOR 信号。 借助 
ELDOR APA G2 2 381 58S 32 OY E fet He 
We ROR ELA AT BB 


| 不 同 自 由 基 相 混合 所 形成 的 重 秋波 谱 


分 离开 。 

电子 俘获 检测 器。 electron capture 
detector ”对 电 负 性 化 合 物 {能 俘获 
电子 的 组 分 ) 具有 特别 高 的 灵敏 度 
的 一 种 选择 性 检测 舌 。 它 的 工作 原理 
是 . 首先 载 气 分 子 在 电离 室 中 被 放射 
源 发 射 的 B 和 粒子 《高 能 粒子 } AS, 
在 电极 之 间 形 成 一 定 的 起 始 电流 一 一 
SER, RE AO ER a Ti 
人 电离 室 时 ， 自 由 电子 会 被 该 物质 分 
子 俘 获 而 使 基 流 降低 ， 产 生 电信 和 号 输 
出 。 当 用 N, 作 载 气 时 ， 不同 物 质 在 
离子 室 秀 获 电 子 所 产生 离子 流 与 外 加 
电压 有 关 。 检 测 限 为 10 “gg， 线 性 范 
用 为 10'。 适 合 于 合 商 原子 化 合 物 、 
HELE. AMARA. SH 
芳烃 及 有 机 金属 化 合 物 的 痕 
量 分 析 。 

电子 给 体 electron donor; ED 电 
子 的 施 体 ， 具 有 失去 电子 的 倾向 。 

电子 轨道 角 动 量 electronic orbital 
angular momentum 原子 内 电子 相对 
于 原子 核 作 环绕 运动 的 动量 抵 ， 以 工 
表示 。 它 的 塑 对 值 由 角 动 重量 子 数 
【简称 为 角 量 子 数 六 决定 

ILt = UE 十 1 下 ,下 二 点 /2 
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AP. PEX O0, 1, 2, e, fa - 
1)。n AER TH, PRM 
运动 状态 不 同 , b= 0 的 电子 态 称 为 s 
aS, PPAR A. bal. 2, 3 
AGE FAS 3} BIBRA p d, TAR. 
BF R= BE 
clear-nuclear triple resonance; EN TIR 
AT- EREE T-M 
$ (ENDOR) 基础 上 发 展 起 来 的 。 
RN TIR A(R Ay Sd SHE aR m 
HELMERA, BARE, H 
探索 出 对 某 一 - 超 精 细 耦 合 常 数 有 所 贡 
献 的 质子 数 。 从 核磁 共振 畏 照 方式 
Æ, RIEN TIR … 般 分 为 两 种 人 情况。 
-… 种 是 特殊 三 重 共振 ， 在 ENDOR 中 
BTR See PERE PI 
有 一 个 被 射频 所 激发 ， 从 而 解除 ESR 
AA, MZE ENTIR PAMER 
是 同时 受 激 发 的 。 由 特殊 三 重 共振 谱 
线 的 强度 比 可 以 合计 出 相应 于 某 一 - 特 
萄 超 精 纵 结构 的 质子 数目 。 另 一 种 是 
普通 三 重 共 振 ， 此 时 ， 阿 时 用 两 个 
NMR 频率 来 辑 照 与 其 相对 应 的 两 个 
非 等 性 核 。 从 观察 某 一 个 核 的 EN- 
DOR 信和 号 强度 的 增强 及 另 一 个 核 的 
NMR 姐 迁 被 饱和 的 现象 ， 可 以 判别 
出 超 精细 硬 全 常数 的 相对 符号 。 
电子 - 核 双 共振 ”electron nuclear 
double resonance; ENDOR ESR 与 
NMR 相互 组 谷 的 竣 共 所。 其 基本 原 
HE: 将 外 磁场 固定 在 基 一 ESR 
收 信 号 处 ， 在 用 功率 足够 大 的 微波 辐 
照 顺 磁 体系 使 FSR 吸收 饱和 后 ,再 
进行 射频 频率 扫描 使 顺 磁 分 子 内 发 生 
BARRER., KE EERME T 


electron-nu- 


自 旋 能 级 的 布 居 数 发 生变 化 ， 导 致 但 
和 被 解除 ， 从 而 可 以 观测 到 恢复 的 
ESR 吸收 信和 号。 电子 - 核 双 共振 
CENDOR) 谱 的 横 坐 标 是 射频 频率 ， 


| Wb bre ESR 信和 号 强度 。 进 行 EN- 


DOR 测试 的 前 提 是 咕 磁 体系 的 ESR 


| 信号 必需 能 够 被 微波 饱和 。ENDOR 


的 最 大 优势 是 可 大 大 简化 自由 基 的 复 
杂 ESR 谱 ， 提 高 分 辨 率 ， 确 定 更 精 


| 确 的 超 精 细 耦 合 常数 。 


电子 激发 X 射线 荧光 分 析 elec- 
tron excited X-ray fluorescence analysis 
利用 电子 激发 产生 X 射线 荧光 进行 
定性 定 基 分 析 的 方法 ， 以 电子 为 激发 
源 产 生 的 加 制 辐射 本 底 比 带电 粒子 为 
激发 源 产 生 的 高 二 个 量 级 ， 因 此 ， 共 
灵敏 度 比 较 低 。 但 其 优点 是 ， 用 聚焦 
电子 东 激 发 样品 表面 向 区 产生 元 素 的 
特征 X 射 线 ， 可 以 获得 样品 表面 组 
成 的 信息 .用 它 来 观察 元 素 在 表面 的 
DAA BERG, MEAS. TH, 
Bag SE os Pa ee A 
电子 交换 相互 作用 常数 electron 
exchange interaction constant 见 自 
话 - 自 砍 交 搁 析 互 作用 条 。 

AF aA RF electronic Lande 
factor MBT AT BR yw, 与 电 
FUERE pn MARE p, 贡献 的 差 
H, Ug 表示 。 它 的 量 岗 为 1。g, = 

Citi) +sts+1) -l(t+1} 
1 AT 
电子 轨道 运动 有 g, =1， 电子 自 旋 运 
WA g =2. 

电子 密度 合成 electron density 
电子 密度 函数 是 三 维 周期 


synthesis 


4 daon M3 


PRA, AREH RRR, LE 


因子 所 作 沪 人 博 里 时 系数 ， 计 算 博 里 
RAR PRAMAS HA. CAL 


叶 级 数 的 过 程 称 为 电子 密度 合 威 ， 区 
称 傅 里 时 合 域 【Fourier synthesis) 。 
电子 密度 所 数 p CX, Y, Z) 表示 每 
个 晶 胞 中 分 数 坐标 为 X*、 了 、Z 处 的 


电子 密度 ， 或 者 是 该 处 单位 体积 肉 的 


电子 数 ， 


l 号 a 
p(X, YZ) ey os, Pine x 


exp| —i2q7( hX +k¥ +12) ] 


AP, A, k. 为 衍射 指标 ; 了 为 晶 
胞 体积 。 结构 因 于 Au 与 电子 密度 函 
Mp (xX, Y, 2) EHEHE 
i, Bm 


Fuy = [I Í PX YZ) exp[ may + 


kY +1Z)] - VaXdvaz 

电子 能 和 量 损 失 谱 electron energy 
loss spectroscopy; EELS 一 种 研究 物 
体 微 观 性 质 的 实验 方法 ， 也 属于 电子 
能 谱 的 -- 种 .一 定 能 最 的 电子 人 射 到 
固体 样品 表面 时 ， 电 子 束 爱 到 固体 表 
面 或 结 近 表面 的 原子 的 必用 后 ， 其 一 
部 分 能 量 转 移 给 固体 而 引起 某 些 激发 
(如 固体 中 电子 在 能 带 间 或 带 内 的 跃 
迁 ， 表 面 和 体内 等 离子 体 的 振 苏 ， 以 
及 原子 轨道 电子 的 激发 等 )， 在 离开 
臣 体 时 将 其 有 与 原先 不 同 的 能 量 ， 这 
时 所 测 得 的 能 基 分 布 ， 就 称 为 电子 能 
量 损 失 谱 。 从 这 个 谱 的 形状 和 其 峰 的 
fH, WREAK AR AY 
电 了 能 态 以 及 原子 结构 方面 的 一 些 知 
识 。 如 果 人 射电 子 的 能 量 在 几 十 虽 子 
RELF, PTA RA Od eR BE 


， 了 电子 能 基 损 失 庶 。 它 只 对 固体 的 表面 


灵敏 ， 因 而 能 提供 有 头 雪 面 电子 态 、 


分 析 包 括 表面 吸附 原子 、 分 子 的 据 动 
特性 、 圾 附 位 置 各 状态、 种 种 表面 和 
体内 元 缴 发 过 程 、 固 体能 带 结构 和 晶 
MKS ESR. € 
SELNES. eee. REL TE 
REHE CH RB Re RA 
研究 表面 振动 谱 的 一 整套 方法 。 一 般 
高 分 辨 低能 电子 能 量 损失 谱 可 以 给 出 
表面 吸附 物 的 振动 结构 信息 ， 而 一 般 
的 低能 电子 能 量 损失 谱 可 以 提供 表面 
等 离子 体 以 及 电子 态 信息 ， 高 能 电子 
能 量 损 失 谱 可 以 提供 原子 轨道 电子 的 
特征 损失 信息 。 

ATIRE electron mobil- 
ity detector 是 一 种 用 于 恰 测 微量 永 
各 性 气体 的 气相 色谱 检测 器 。 它 的 工 
FERE: BARAR., HRA 
BT FAS BR & 射线 放射 源 ， 在 收集 极 
(WHR) LARA, Bap eee 
时 间 赂 小 于 电子 由 阴极 迁移 到 阳极 的 
Atal, BOAR AR BE Se Re. TE 
检测 器 内 电子 与 毛 分 子 之 间 是 于 性 碰 
fi. BTRAARE ORR, SRS 
AMR AR MBH, WA 
Ft ih F< AR eee. TT 
{EHS FY A eR, PREBERE 
高 ， 在 脉冲 期 间 即 可 收集 到 电子 。 收 
集 到 的 电子 数量 ( 即 电 流 大 小 》 与 
样 前 浓度 有 关 。 这 种 检测 大 适 于 测定 
RNS. H.R. Sm, CE 
TOBAIK AE, tA 
RA" g-s', 线性 范围 为 
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3x10", 

电子 枪 eletron gun 阴极 、 控 
HIRE, AAA ee 
子 的 发 射 数 日 ， 并 且 在 结构 二 又 组 


成 一 体 而 被 称 六 电子枪 。 控制 极 放 | 


置 在 阴极 和 四 极 之 间 ， 依 靠 它 比 了 
RB ea te, Bea FRR 
聚 ， 从 而 大 大 抵消 阳极 板 小 孔 的 发 
散 作 用 ,使 电子 束 以 细 东 状态 由 阳 
极 板 小 孔 穿 行 而 过 。 目 前 最 常用 的 
电子 枪 主 要 有 站 种 类 型 ,分 别 是 忽 


KeARN BFR. AMR | 


射电 子 输 和 场 发 射电 子 枪 。 忽 灯丝 
电子 枪 价格 便宜 ， 对 真空 度 的 要 求 
较 低 ， 但 电子 束 的 亮度 低 ， 空 间 分 
HEERKE., AE Ale 
扫描 电镜 和 透射 电镜 中 。 场 发 射电 
子 枪 具 有 高 亮度 、 高 空间 分 辩 率 的 
特点 ， 但 需要 很 高 的 真空 ， 价 贵 ， 
维护 困难 ， 旧 前 主要 用 在 高 分 辨 率 
电子 显微镜 和 高 分 辩 率 俄 歌 电子 能 
HEAR CRB EL Be te FH AS PE BE 
FRA, ERB TREK EAE 
HR, AR, MERE HERR A 
场 发 射电 子 枪 和 作为 电子 源 。 

HF FE BE brightness of elec- 
tron gun 电子 枪 每 单位 立体 角 的 电 
REE, 采用 的 单位 为 安培 Mm 
Ks Bia, REAR 
电子 检 性 能 的 一 个 重要 参量 ， 与 所 
用 电子 枪 的 灯丝 种 类 以 及 灯 经 电流 
ARS RAS. 一 般 来 说 电子 枪 
的 灯丝 电流 和 发 射电 流 越 大 ， 其 亮 
EER. 


WFR electronic tongue 电子 


舌 是 用 主 成 分 检测 的 阵列 传感器 ， 
一 个 阵 元 对 应 … 种 单一 的 分 析 对 
象 。 电 子 舌 的 工作 基于 电化 学 传 感 
或 生物 传 感 原理 ， 其 关键 技术 是 极 
其 灵敏 的 电化 学 液体 传感器 和 数字 
化 数据 分 析 系 统 ， 也 有 利用 石英 和 
oF AS AR AR a. A OT 
FÈ m OAW, ee a, 
@. T A RSS. EA 
用 于 分 析 果 并 原料 成 分 、 污水 成 
分 、 工 业 瞩 水 排放 监控 等 。 

BF Stk electron acceptor; EA 
电子 的 接 爱 体 ， 具 有 得 到 电子 的 
EA, 

Fa A ionization by elec- 
tron beam #8 BK E OA SP BT 
中 ， 一 般 采 用 电子 束 屠 击 样 唱 而 引 
起 样品 中 元 素 的 电离 ， 从 而 研究 物 
质 的 电离 现象。 这 种 由 电子 束 亦 击 
元 察 所 引起 的 原子 电离 现象 称 为 电 
TRER. Flee By eR oe A 
离 截面 .激发 电子 的 能 量 等 有 关 ， 
并 与 电子 束 的 强度 成 正比 ,一般 当 
电子 束 的 能 量 是 电离 电子 的 4 倍 
时 ， 其 电离 效率 最 高 。 电 子 东 电离 
SHAR, RARER AE 
3. ORREK A, 但 次 级 电子 的 
背景 较 高 ， 信 背 比 较 低 。 

BF RE ERR EE 
current image method induced by elec- 
tron beam ”利用 电子 束 感 生 电 流 效 
应 研究 半导体 材料 和 固体 电路 的 方 
靶 。 其 原理 是 ， 当 一 个 高 能 电子 被 


electron 


i GAR RR, HERR PRR 


产生 许多 自由 电子 和 相同 数量 的 正 
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BT. Be -部 分 所 由 电子 离开 样 


品 表面 ， 变 成 次 级 电子 绝 大 部 分 | 
| BBP. mea PRR, FESH 
: F ie RAAT. ESA AY 


自 申 电子 与 离 闻 化 的 原子 算 合 。 对 
于 半导体 来 说 ,复合 的 时 间 比 较 
长 ,在 样品 中 形成 多 余 的 电荷 载 流 
子 。 即 困 在 这 类 样品 的 两 端 加 上 由 
外 接 直流 电源 建立 的 电位 差 ， 在 外 
接 的 电路 中 即 可 检测 到 电流 信号 ， 
此 电流 反映 了 在 电子 束 作 用 下 灶 导 
体 学 电 性 的 变化 。 

AF Ri electron beam dam- 
age FY AL oo A of 
EE ZSB. Ra RET EE 
mE, DARE ah de nat ST H AL 
电子 而 引起 电离 ， 由 此 所 产生 的 能 
量 可 以 引起 样品 化 学 键 的 断 开 ， 内 
而 使 样品 发 生物 理化 学 变化 。 也 可 
CARE FR, b TR BE te Ea 
大 时 ， 能 产生 核 位 移 。 在 表面 分 析 
中 的 电子 东 损 竹 主 要 是 由 于 聚焦 电 
子 东 的 作用 使 表面 成 分 发 生 分 解 从 
而 引起 化 学 成 分 的 变化 。 在 透射 电 
FRM, Har a, H 
FB PL BEAR. HAA RC HR LL BT LL 
引起 材料 的 分 解 . 也 可 以 引起 结构 
的 变化 。 为 了 如 免 电 子 东 的 损伤 ， 
应 该 尽 可 能 降低 电子 束 的 电压 和 束 
Mt BELL Re SAM ah a], 或 对 样品 进 
TT PLS RAEE 

FA MORES HR electron paramag- 
netic resonance; EPR 8 dt te Ao — 
种 ， 专 指 顺 磁 物质 的 电子 自 旋 共振 。 
有 时 简称 为 顺 磁 共 振 。 电 子 自 旋 共振 
观测 的 是 未 侦 电 子 吸收 微波 发 生 能 雏 
Rik (DHT ARR) 的 现象 


;电子 顺 磁 共振 的 研究 对 象 是 具有 未 偶 


FMR, A. HEE 


杂质 等 ; 样品 可 以 是 固体 、 滚 体 或 气 
A; 可 以 进行 定性 或 定量 分 析 。 通 过 
解析 电 了 上 顺 磁 共振 谱 可 以 得 到 物质 结 
构 及 电子 能 级 等 方面 的 重要 信息。 例 
a, WTA ARE T AIA T 


O dE, 通过 顺 磁 共振 谱 的 精细 结构 可 得 
| 到 有 关 晶 体内 电场 及 离 于 能 级 等 的 信 


息 。 对 手 自由 基 ， 由 超 精 绍 结 构 可 得 
子 结 枸 及 共 价 键 的 信息 。 由 线 宽 其 弛 
营 时 间 还 可 得 到 物质 内 部 相互 作用 的 
其 他 信息 。 

ETHE eclectronprohe X ny E 
TRH X MARMOT, BH 
ALE RD HIE. CRE 
BE: 用 高 能 电子 束 疼 击 样品 的 某 一 
微 区 (微米 级 ) ， 使 之 激发 产生 特征 
射线 、 然 后 用 能 量 色散 谱 仪 {能 谱 
仪 或 波长 色散 谱 仪 (波谱 仪 ) 接 
收 和 分 析 这 些 不 同 能 基 的 特征 处 射 
线 ， 即 可 测 出 微 区 中 元 素 的 种 类 和 含 
量 ， 其 测定 范围 为 5 号 元 素 再 到 92 
号 元 素 铀 。 

FA HR St BMS AT electron probe 
microanalysis AHR AR AY) GE T 
PRR MAB, eRe Ase 
素 激 发 出 特征 X 射线 ， 按 其 波长 到 
强度 进行 定性 或 定量 分 析 的 一 种 仪器 
HHT, BEAK AAR 
区 的 化 学 成 分 ， 可 分 析 原 子 序数 从 3 
到 232 号 之 间 的 所 有 元 素 。 是 一 种 微 


l6 dioan 电 


区 分 析 靶 术 ， 其 分 析 面积 小 至 1km 。 


此 外 ， 利 用 电子 束 儿 击 试 样 所 产生 的 
Fitba Bat EHER RAH 
HF. BSR RPT ATE 
质 、 冶 金 、 材 料 研 究 等 部 门 ， 该 方法 
BERF AIHA i FE. 

FA 3H 3% FE RE electron escape 
depth fE A T E — Se 
ER (om); (Ea, -PRE AE 
散射 过 程 而 引起 明显 能 量 损失 ， 其 逃 
ILE PE REF GOR BY 17e {36. 8% ) 。 
ETRE eE F RER AY Ae 
性 的 一 个 重要 指标 。 一 般 电子 逃逸 深 
度 不 仅 与 材料 的 性 质 有 关 ， 还 与 逃 选 
BS MAG RA. FAR XS 
光电 子 能 谱 以 及 俄 歌 电子 能 谱 分 析 中 
由 于 其 能 量 介 士 50 ~ 2000eV 之 间 ， 
其 电子 逃逸 深度 一 般 在 1 - 3nm AE 
A. 对 于 金属 材料 其 电子 逃 饥 深度 相 
对 较 小 ， 而 有 机 材料 的 电子 逃逸 这 度 
RR. 

电子 通道 图 electron channel image 
也 叫 电 子 通 道 化 样 。 对 于 比较 完整 的 
RIER, SARS RA Pie 
ARRIER Eb eb in, AT EL 
看 到 一 些 规 则 分 布 的 线 或 带 衬 度 所 构 
成 的 花样 晋 如 在 一- 般 的 扫描 电子 像 
上 。 这 种 花纹 即 为 电子 通道 花样 ， 是 
~ 种 相当 弱 的 入 射 效 应 。 电 子 花 样 的 
几何 特征 能 充分 反映 晶体 结构 的 对 称 
性 和 特征 。 它 出 现 的 条 人 忻 是 :晶体 比 
较 完整 以 及 电子 上 束 的 扫描 角 范 围 大 于 
布拉格 角 。 

电子 通道 效应 
effect 


electron channel 


Wee EARE TRE ERAT AL 
率 同 它 相 对 于 晶 面 的 人 射 角 有 关 的 一 
种 效应 ， 即 人 射电 子 束 在 人 射 角 大 于 
布 拉 社 和 角 的 入 射 方向 下 ， 电 子 被 首 散 
射 的 几率 较 小 ， 相 应 的 电子 进入 晶体 
的 几率 较 太 ,， 这些 人 射 方向 即 属 十 


， 通 道 。 


电子 透镜 electron lens 用 电场 


| 或 碟 场 对 电 ({ 离 ) 子 起 聚焦 和 成 像 


等 透镜 作用 的 装置 。 其 原理 与 几何 
光学 中 的 衣 镜 相似 ,基本 可 分 磁 透 
镜 和 前 电 透 错 两 种 类 型 ,其 性 能 可 
几 和 光学 透镜 相 类 似 的 参数 ( 如 焦 
Hi) HH 

FB FAR BEE electronic absorp- 
tion spectrum 吸收 光谱 【吸光度 -该 
长 曲线 ) 是 物质 分 子 对 不 同 波 长 
能量) 的 光 具 有 选择 性 吸收 性 质 的 
RA, SBS hy a ee RE 
Be We HES RH PR a, h FAF 
电子 能 级 跃迁 的 同时 总 是 伴随 着 振动 
和 转动 状态 的 改变 ， 因 此 ， 电 子 吸收 
光谱 又 称 电 子 - 氢 动 -转动 光谱 ， 邑 分 
子 的 电子 吸收 光谱 由 转动 兴 谱 ， 振 动 
光谱 和 电子 光谱 等 三 部 分 所 组 成 。 电 
FREER BAS AE AS HORE EE 
天 【1.5~8.0eV)， 光 谱 出 现在 紫外 - 
可 见 区 。 Sash. AFA Tae 
AE {vibrational transition) 必 有 然 伴随 
E $E DiE (rotational transition ) ， 
BAC He ot FG TE M BR UR -pei W 
动 谱 带 由 许多 转动 谱 带 所 组 成 。 分 子 
振动 能 级 茎 迁 始 态 和 尹 态 的 能 量 差 


: 《0.03 ~1,2eV) KFS KER 
BTA HEARED | 


EE, MERRER: 而 在 纯 
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PEDIRLE AD F, BEE EEI 


(0. 00025 ~O.01eV), HECHE | 
| 相互 作用 


红外 区 。 
电子 衍射 eleciron diffraction “4 
Fe FRE GB aR Pet aS ot Bae 


FORTH ACA TEM Re ee 
定律 方向 上 的 电子 束 散 射 有 相互 加 强 : 


的 窒 射 东 出 射 ，1927 年 芬 划 由 美国 
物理 学 家 C J. Davisson FI Germer 
企 美国 和 英国 物理 学 家 George Paget 


Thomson (E HAIE ie RAPS ， 


现象 表明 电 了 其 在 波动 性 , 而且 从 | 式 可 写成 


衍射 图 样 确定 的 波长 与 de Broglie 
关系 式 用 八 射 电子 的 动量 计算 出 的 
REKAH., WETEN D ik E 
假设 的 正确 性 。 hor eF g E 
与 引起 衍射 的 物质 结构 有 关 ， 所 以 
ERR DRAM HARE. 
圭 电 子 束 与 物质 中 电子 的 相互 作用 


较 强 ,通常 上 只 用 于 研究 包含 少量 原 


子 的 体系 ， 和 如 泗 膜 、 表 面 、 气 体 以 
及 小 的 样品 等 ， 

电子 与 电子 的 偶 极 - 偶 极 【精细 ) 
相互 作 用 
dipole interaction 电子 与 电子 的 从 
BR AF AR A E He FL ab AE Eby Sp 
的 证 要 原因 之 ， 共 机 理 类 似 于 电 
FSR RAR RA EH. R 
Feat A EF SE ER 
A 1836 f$. Ae FA RERE a 
的 偶 极 - 侦 棋 相互 作用 也 要 强 1000 
傍 以 上 ， 出 它 所 产生 的 谱 线 分 列 章 
M CBR AR HY LA on ER gh F 
与 核 的 超 精 网 相互 作用 引起 的 超 精 
细 结 构 ) 就 要 比 超 精细 分 型 间隔 大 


electron dipole-electron j 


得 多 。 

BFS RRR RR MA) 
electron-nuclear dipole 
(END) interaction 各 问 异 性 起 精细 
FARE ER AB PE A ea, Se 
TARRE ERTA PEAY) 
描述 ， 共 哈密 顿 算 符 形式 为 

OA AOA 
ý- -epes {St 3 nd n) 
在 选 定 实验 室 坐标 系 (xyz) 后 ， 上 


H=S-7-f 


UI, 7 RLS ERO 
O 量 ， 其 张 二 元 为 


EHWAL. TPA. Sy 


| 核 的 偶 极 - Ps EE EAI 


在 溢 液 中 由 于 分 子 的 快速 滚动 而 被 平 


| 均 掉 、 因 而 观测 不 到 。 


HAF RIE electronic transition 分 
FSR oh RAEE (w. ER aA 


化 学 能 等 价 电 子 从 低能 级 向 高 能 


REBRE, KOLBA HA S He 
FESB Oev, MAY AY OE HE 
在 紫外 -可 郊区 。 由 OP FER 
迁 所 和 需 的 能 量 较 大 .因此 ， 电 子 能 


i 组 既 迁 的 同时 总 是 伴随 着 分 子 振动 


和 转动 状态 的 改变 ， 即 分 子 的 电子 
BRIE TAN 4 & Bd FADS Bh BSE AD 


”转动 跃迁。 


电子 自 旋 共 振 


electron spin resp- 


#48 过 om 电 


nance; ESR FAXE TAA RH 
PRA SLR. HOARE ae) ae PE BT 3} 
WBS. PRES. RR 
HER. WR. Æ -RA 
EESEL TL, E-F É hedt iR 
278 PAE HE MRE SEER. 
电子 自 旋 共振 成 像 electron spin 
通常 的 ESR 测 
试 中 ， 谐 振 及 内 的 样品 均 处 在 相同 
的 扫描 磁场 记得 到 的 ESR 谱 是 样 
an PATA Al Berk BE AR, RET 
自 旋 位 置 的 信和 悬 。 电 子 自 旋 共 振 成 


resonance imaging 


分 布 。 实 现 电 子 自 旋 共振 成 像 的 关 
PEERAA NIHA yt Bb -- 
个 线性 梯度 场 ， 常 用 的 方法 是 增加 
一 个 梯度 场 线圈 ,， 实 验 得 到 的 数据 
还 要 再 经 过 适当 的 数学 处 理 ， 就 可 
变换 为 一 维 、 一 维 或 三 维 空间 的 自 
WER AE RAR A. WE BE a el ay 
HEE h WE. 感 场 梯度 越 
大 ， 空间 分 辩 率 就 不 高 。 电 子 自 旋 
HERR, HG Loe Be A S 
的 电子 自 旋 共振 成 像 ， 可 用 于 研究 
动 植物 活体 、 生 物 组 织 、 各 种 材料 
内 的 炭 磁 物种 分 布 及 动态 行为 等 ， 
在 生物 科学 、 医 学 、 材 料 科 学 E 
化 、 表 面 科学 等 众多 锁 域 有 重要 
应 用 。 

电子 自 旋 共振 拨 定 量 法 
apin resonance oxidimetry 利用 ESR 
测定 氧气 含量 的 方法 。 因 氧 分 子 是 三 
重 态 顺 匆 分 主 ， 可 造成 自由 基 的 注 灭 
或 其 ESR 峰 的 增 党 ， 所 以 通过 测定 
SARATHE A h ÆR ESR $ 


electron 


BEAR SS SEE, BPA RER 
该 或 生物 组 织 中 的 气 含 量 。- - 般 常 采 
HBR AA BHABHA 
HE 

电子 自 旋 轨 道 角 动 量 electronic 
spin angular momentum ”电子 自 旋 运 
SAM am. LS a. ERS 


对 值 由 电子 自 旋 世子 数 : 决定 
| Si = /s(s+1)k 


:只 取 方 -个 值 。 因 此 电子 存在 着 两 


| -43 
像 检测 的 是 电子 自 施 浓 度 在 空间 的 | PARES =, 


电子 自 旋回 波 


electron spin echo 


| TARA H, 中 由 许多 未 个 电子 的 自 


ARS RRO RM (ER 
磁化 强度 ) 位 于 平行 CHE zgh) 
HARE ERAT H, 的 方向 上 
CE fi DE PE Ae he AY x RH) 施加 
90° -7 一 180° 的 脉冲 序列 ，99° 脉冲 
FEM, MRR RTA. AS 
fab r TA, ARE an Tab ae 
W H, AMA, 将 使 各 增 
BM (Ex -y PRL) 绕 : 
轴 进 动 的 频率 有 所 差异 ， 从 而 导 
Sh RE A, ER 
RIG. TG, 50E 180° Bk 
Th SERRE RIS x' 轴 转 至 
-7 轴 方 向 。 此 后 各 增 基 磁 和 矩 以 原来 
的 频率 核 原 有 的 方向 继续 在 x’ -yE 
面 上 绕 * He. BIBRA), E 
etre. SR eRe 
Sr -y RAL, PARERS. 


| DENBERKE MCT HL, Bl 


时 间 :=27 时 将 呈现 出 信号 的 最 大 值 ， 
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HAEE FA eR. AMAT AE] 
BREA BY CATT I eB TE m ah AERE 
不 均 印 而 引起 的 谱 线 增 宽 的 影响 ， 可 
不 受 丰 均匀 了 栈 场 的 影响 而 测量 构 向 弛 
BHH T. 

电子 自 旋 回 波 包 络 线 调制 
tron spin echo envelope modulation; 
ESEEM 用 权 脉 剖 (90° -r -180° - 
7 一 回流 ) 或 三 脉冲 序列 (90° -r - 
90° - 7° -90° 一 + - EE) 测定 电子 


elec- 


自 旋 同 波 ， 观 察 回 波 强度 随 + ( 双 脉 | 
冲 ) 或 7' CBP, BIE) 值 的 变 j 


化 ， 可 发 现 随时 间 变 化 的 强度 曲线 很 
多 情况 下 并 不 是 光滑 的 指数 吝 减 曲 
线 ， 而 是 回流 强度 带 有 周期 性 的 增 


钴 ， 即 回 波 强 度 党 到 某 些 调制 ， 这 就 


十 电 了 自 旋回 波 包 络 线 调制 。 产 牛 这 
种 调制 的 原因 尽 在 电子 自 旋 附近 存在 
IERE. WT ESEEM 谱 可 以 得 
到 ESR i A t #8 E Ai 59 5 A A 
SHER. RERA HRS ESR 
参数 ， 可 以 推测 电子 自 旋 附近 的 磁性 
核 的 个 数 、 呈 离 、 方 位 等 结构 信息 . 
还 可 以 由 双 脉 冲 和 三 脉冲 ESEEM 谱 
分 别 计算 横向 和 纵向 弛 瑰 时 间 。 

电 了 于 自 旋 回 波 电子 - 核 双 共振 
electron spin echo-electron 
double resonance; ESE-ENDOR 它 的 
基本 原理 是 利用 微波 脉冲 序列 
(村 -7 至 -7 于-y- 回 波 ) 产 
生 电 子 自 旋回 滤 ， 在 第 二 和 第 三 脉冲 
之 疝 留 足够 时 间 了 施加 射频 脉冲 。 因 
一 部 分 核 吸收 射频 脉冲 发 生 共 振 ， 与 
这 些 核 相 结合 (RRM) 的 电子 


nuclear ; 


自 旋 将 受到 影响 ， 其 进 动 频 率 发 生变 
化 、 在 第 三 个 微波 脉冲 后 ， 这 部 分 电 
了 了 自 旋 将 不 能 重 桶 形成 回流 ， 实 际 疯 
测 到 的 回 波 将 减弱 。 所 以 通过 扫描 射 
SUE, RR AREA, Bay 


， 得 到 ENDOR if, 与 通常 的 ENDOR 
| 相 比 ，ESF-ENDOR 在 观测 回 波 时 不 


FE., 所 以 不 受 射 频 场 凤 音 的 
影响 ， 上 有 具有 较 高 的 检测 灵敏 度 ; 另外 
反 使 用 快速 脉冲 技术 ， 送 合 检 调 短 寿 
命 的 顺 磁 物种 .。 

淀粉 测定 determination of amylum 
淀粉 分 直 链 淀粉 和 支 链 淀粉 。 直 链 演 
粉 在 济 液 中 与 碘 形 成 络 侣 物 而 三 蓝 


| 色 , 该 络 合 物 的 最 大 唆 收 小 长 为 


620 ~ 650nm; 而 支 链 淀 粉 与 融 的 结 
合 能 力 很 弱 ， 它 与 碘 络 合生 成 蒙 红 
色 的 结合 物 ， Hik RREK N 
550nm。 利 用 直 链 淀粉 和 支 链 淀粉 不 
则 的 “ 碘 结 合 能 力 "”， 采 用 紫外 分 光 
JERE AT LER H ERER A 
量 。 此 方法 称 碘 蓝 比 色 法 ， 是 一 种 油 
定 直 链 淀粉 的 国际 标准 分 析 方法 。 直 
链 淀 粉 和 支 链 淀粉 的 含量 还 可 用 近 红 


| 外 光谱 法 测定 。 


Ke AG SE HE indophenol titration 
method 一 种 测量 维生素 含量 的 方 
Th. PGA 2S At OPN SSR BU, TE 
Meo, Al 2,6-— sae pee 
RE RR, B40 2.6. 
BM RT RTT, U 
红色 作为 滴定 终点 ， 扣 队 空 白 值 ， 可 


| 得 还 原型 抗坏血酸 的 含量 ,但 Fe?’ 、 


Cu" 、Sn”' ae RS fe BR G. 
BRAF 


150 dioan RAA [Tol 


0 
HOC chy yeh 
| o 
Ho- j, N 
H—C ae 
| 了 
HO; CH aa 
H 
N, ou Q 
l 
eo OH 
oot: | cl" yt 
i ü a 
= | + HN 
Het. .1 
[ 
HO—C- H 
SOH OH 
ERE fA indophenol blue col- 
orimetry — FP W E RAS MA HK. 


BAG. EER AE 
TAMER, SRR 
FEY BRAY He ie ok PE ER eB aE, 
EDTA APM]. fE 625nm 进行 比 色 
分 析 。 

WOME kK ME wilting water percent- 
age MER AM. LEMAR 
AA RSE TR SK EEEF 
作物 能 利用 的 水 分 的 下 限 ， 一 般 以 田 
间 持 水 量 和 凋 闭 系数 之 间 的 水 分 为 有 
效 水 。 凋 奢 系 数 的 大 小 与 土壤 质地 、 
土壤 中 盐分 浓度 和 和 作物 种 类 有 关 ， 是 
重 束 的 土壤 水 分 常数 之 一 。 一 般 主 要 
采用 生物 法 ， 即 在 容器 中 栽培 作物 ， 
HERAK AKAME, 
CAtRERE, MPAA. A 


| -法 为 由 土壤 最 大 吸湿 水 她 上 一 系数 
后 间接 求 得 。 


OAH added internal stand- 
ard method MAHE. Bf ia 
析 中 的 一 种 定量 方法 。 它 是 在 样品 混 
合 物 中 加 入 已 知 民 的 被 测 组 分 的 标 样 
(二 各 内 标 物 )， 目 的 是 使 这 一 组 分 
的 峰 高 或 峰 面 积 有 所 增加 ， 在 完全 相 
同 的 色谱 条 件 下 分 别 对 未 加 标 样 和 加 


| 人 人 丁 标 样 的 样品 进行 测定 ， 比 较 二 者 


被 测 组 分 的 峰 高 或 峰 徇 积 ， 按 下 式 计 


| 算 被 测 组 分 的 含量 。 


A F, 

A, ~A, W 

AP, P 为 组 分 上 的 百 分 合 量 ; A, 
是 组 分 的 峰 面 积 : A, 是 组 分 i 加 标 
样 后 的 峰 面积 ; W, 为 答 加 内 标 物 质 
H: 四 为 未 加 标 样 的 样品 质量 。 

TARNE Tyndall phenomena 
4-- RMD EAR 〔 如 乳 
RE. EFR, BERR) 时 ， 由 
于 这 种 介质 中 通常 舍 有 大 的 质点 ， 它 
人 的 折射 率 与 周围 均匀 介质 的 折射 率 
相间 ， 产 生 光 的 散射 ， 从 溶液 的 侧面 
观察 时 ， 会 看 到 颗粒 散射 出 来 的 光 ， 
即 一 道 清晰 的 光 径 ， 这 种 现象 就 称 为 
TAKAS. 

MEM apex current 在 测量 非法 
拉 第 导 纳 或 在 张力 法 中 ， 当 -- 个 非 叫 
活性 物质 在 指示 电极 表面 吸附 或 解吸 
AY, SERRA OT SP Ae CE 
极 小 或 极 大 。 这 个 极 太 或 极 小 称 为 
I, DURE RRR RBH. ME 
最 大 的 电流 值 称 为 顶 电 流 . 

HST & WH headspace gas 


PW% = 


E ding 451 


chromatography; GC-HS 是 一 种 对 液 
体 或 固体 样 蝇 中 所 会 控 发 性 成 分 进行 
气相 色谱 分 析 的 间接 测定 方法 将 被 
分 析 样 总 放 在 -个 密闭 容器 中 ( 通 


常 为 可 密封 的 小 玻璃 版 )， 在 “恒定 


的 鹿 度 下 达到 热力 学 平衡 ， 以 样 部 容 


器 上 部 空间 (MA) HAEA 


品 进行 色谱 分 析 . 当 样 品 瓶 中 样 总 上 
方 的 蒸气 上 相当 低 时 ， 色 谱 峰 面积 
A, KAD PRAT AGAR 
气压 P, REE, A =GP, AH C, 
是 校正 四 和子 - 在 真实 体系 中 ， 蔡 气 分 
压 可 表示 为 P, = Piye Py 为 组 分 i 
HAGE, x 是 组 分 i 的 摩尔 分 
数 ，y 是 组 分 i 的 活 度 系数 。 

M displacement development 
又 称 取代 扩展 法 。 它 是 将 样品 混合 物 
加 人 色谱 村 后 ， 在 情 性 流动 相 中 加 人 
与 男 定 相 的 作用 能 力 比 样品 中 所 有 组 
分 都 强 的 物质 作为 顶 蔡 剂 ， 或 直接 用 
顶替 剂 作 流 动 相 ， 当 流动 相通 过 色谱 
柱 时 ,样品 中 各 组 分 即 依 据 吸 附 或 溶 
解 能 力 的 强 弱 顺 序 由 国定 相 上 被 顶 兰 
HOOK, (EFAS A AHERE 
庶 柱 ， 最 强 的 组 分 最 后 流出 ， 其 流泪 
曲线 的 台阶 形 随 组 分 的 含量 变化 。 此 
法 可 用 于 制备 纯 物 质 或 从 混合 牺 中 小 
缩 分 离 某 一 组 分 。 

TA SMR displacement chroma- 
tography X OF WPL HER HK. 
套 见 宣 换 色谱 法 条 。 

定额 抽样 ”quota sampling ”按照 额 
定数 目 从 样品 总 体 中 进行 抽样 。 

定量 差 热 分 析 quantitative differ- 
ential thermal analysis HHEH 


PARERE MET- eS 
数 的 定量 结果 的 技术 。 由 于 所 测 得 热 
foe Rt Rie A 
热 和 反应 热 等 ， 因 此 可 用 于 测定 物质 
的 纯度 、 物 质 的 组 成 、 高 素 物 的 共 素 
组 成 和 高 毒物 的 结晶 度 等 。 

定量 电子 自 旋 共振 quantitative 
electron spin resonance 用 ESR 方法 
进行 定量 分 析 称 为 定量 ER, 主要 用 
于 确定 样品 中 的 自 旋 浓度 或 自 旋 数目 


| hh. SHORE A 


放流 度 或 总 自 旋 含量 的 标准 样品 。 如 
标 淮 样品 与 测试 样品 相同 时 ,或 两 者 
晶 不 相同 得 它 们 的 ESR 谱 {包括 峰 
型 和 峰 宽 等 ) 很 相似 时 ,可 通过 线 
Rete. HAA, 4 
进行 两 次 积分 庶 数 据 ( 因 ESR 谱 是 
RR DH) 的 比较 , 或 利用 考 虚 
了 峰 强 度 、 峰 宽 、 微 波 功 率 、 样 品质 
量 等 众多 因 京 的 理论 公式 进行 计算 ， 
得 到 定量 结果 。 (RAR, 
每 次 在 谐振 腔 中 放置 样品 时 的 样品 位 
置 的 不 一 致 性 ， 会 引起 仪器 设 定 参 数 
及 峰 强 度 的 一 些 变 化 : ESR 潍 蜂 一 般 
较 宽 导致 积分 数据 不 准 等 原因 ， 用 
ESR 方法 进行 定量 分 析 准 确 度 不 是 很 
高 , REARS SIE 
误差 。 

定量 分 析 quantitative analysis 分 
析 化 学 的 一 个 重要 分 支 ， 其 任务 是 测 
定 试 样 中 各 有 关 组 分 的 舍 量 。 依 据 测 
定 原理 可 分 为 化 学 分 析 法 和 仪器 和 分析 
落 。 化 学 分 析 法 是 以 物质 的 化 学 反应 


| 为 基础 的 分 析 法 ;仪器 分 伯 法 是 以 物 


质 的 物理 性 质 或 物理 化 学 性 质 为 基 
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而， 并 需 使 用 专用 仪器 的 分 析 法 ， 征 
量 分 析 通 常 涉及 取样 TERA 


Rea. THAR {分 离 和 : 


富 集 ) 、 测 定 和 分 析 结 时 的 计算 、 表 
示 和 检验 等 -系列 严格 的 步骤 ,。 

定性 分 析 oo qualitative analysis 分 
PEZI- TERIA. RA 
别 和 鉴定 纯 物 质 或 试 样 中 的 组 分 ， 即 
确定 试 样 中 的 原子 、 无 机 或 有 机 官能 
团 、 分 子 的 种 类 等 。 有 时 ， 亦 涉及 鉴 
定 舍 一 种 或 多 种 物质 的 个 物 相 。 通 
常 在 进行 定量 分 析 之 前 进行 。 依 据 鉴 
定 原理 可 分 类 为 化 学 分 析 法 和 仪器 分 
析 法 ; 根据 对 象 可 分 为 无 机 定性 分 析 
和 有 机 定性 分 析 ; 根据 鉴定 的 手续 可 
分 为 系统 分 析 和 分 部 分 析 等 。 无 机 定 
性 分 析 可 使 用 的 化 学 分 析 法 有 琉 化 
物 、 氢 氧化 物 、 碳 酸 盐 等 系统 分 析 法 
和 和 特效 试剂 法 ， 而 近 民 名 采用 原子 发 
SG. SER TRU a iL 
器 分 析 方 法 。 有 机 定性 分 析 亦 多 采用 
红外 光谱 ， 核 磁 共 振 谱 等 仪器 分 
析 方 法 。 

EREA fixer solution § MBSE GH 
感光 板 经 显影 后 ， 失 有 了 曝光 区 域 的 部 
Sy CEE, BAKRA 
夜 化 银 未 被 还 版 ， 这 部 分 卤化 银 见 浊 
RRC, RARE 
ER, KME EHAR BAD LR, 
固定 显影 所 得 的 影像 。 使 显影 所 得 的 
影像 固定 下 来 的 试 液 称 为 定 影 液 。 它 
包 插 定 影 剂 .保护 剂 、 中 和 剂 和 
EA 

(4) BS 
spring analysis; DSA 人 在 程序 控制 温 


dynamic 


度 下 ， 把 高 分 子 试 样 涂 轩 于 金属 弹 签 
,测定 弹簧 伸缩 振动 和 温度 关系 的 
一 种 技术 ,该 法 可 得 刘 高 分 子 材料 的 
AFM, AREA eR 
振动 。 

动力 电流 kinetic current 电极 活 
性 物质 B 能 在 电极 上 还 原 或 氧化， 
但 B 是 通过 一 个 化 学 反应 从 另 一 物 
mY PE, m Y 是 一 非 电 活性 的 。 
由 于 B 的 还 原 或 氧化 而 产生 的 电流 ， 
其 大 小 就 完全 或 部 分 地 受 那个 化 学 反 
应 的 速率 所 控制 ， 这 样 的 电流 就 称 动 
ABH. 其 化 学 反应 可 能 是 非 均 相 的 
发 生 在 电极 -溶液 界面 ， 也 可 能 是 均 
相 的 发 生 在 离 电 极 -溶液 界 匠 有 一 定 
串 离 的 地 方 。 

动力 学 比 色 法 kinetic colorimetry 
利用 被 测 元 率 影 响 北 学 反应 速度 的 原 
理 进 行 元 素 定 量 分 析 的 方法 称 为 动力 
学 化 学 分 析 法 。 由 于 被 测 元 素 常 常 起 
催化 作用 ， 故 这 类 方法 叉 常 称 众 化 北 
学 分 析 法 。 在 这 类 方法 中 ， 若 用 比 色 
法 或 分 光 光 度 法 ) 测定 反应 速度 ， 
则 称 为 动力 学 比 估 法 【动力 学 分 光 
光度 法 ) 或 催化 比 色 法 (Bk ARIE 
光度 法 )。 动 为 学 分 光 光 度 法 与 一 般 
的 分 光 光 度 法 相 比 ， 灵 敏 度 更 高 。 缺 
点 是 操作 条 件 较 严 格 ， 于 拒 因 
RARE. 

动力 学 分 光 光 度 潜 kinetic spec- 
trophotometry {H CA RES} TI W. Ab EE 
FUARMFR, ABP MRR rR 


; 度 与 反应 速率 之 间 的 定量 关系 以 实现 


DER oe a EMO AE. A 
如 ， 对 一 -和缓 反应 {上 友 应 速 举 仪 与 皮 
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BM AREA MIE). Ae 
ae 

-Ttak (e -e) 

sep, K, PR — 28 Bow EEO; 
(eo -2) 为 1 时刻 和 A 物质 的 真实 浓 
BE; cg A 的 起 始 浓 度 。 为 求 出 经 : 
秒 后 A 的 浓度 ,将 上 上 式 积 分 可 得 
Incy ~ lafe, =e) = 天 ， 浓 度 的 对 数 与 
HYP BELPER. BUSES IEIER 
P-- RMA 22, HARREN 


r= 


单 地 观察 反应 速度 ， 便 能 从 速度 - 浓 


度 校正 曲 绕 求 得 清 度 。 该 法 具有 兰 敏 
度 高 、 选 择 性 较 好 、 训 用 于 非 平衡 态 
的 谢 定 等 优点 ， 但 要 求 调 量 体 系 的 反 
应 速度 与 所 用 仪器 响应 时 间 相 适应 。 
动力 学 分 光 光 魔法 可 分 为 非 催化 动力 
学 分 光 光 度 法 〔 包 括 速 差 动力 学 分 
HE) 和 催化 动力 学 俘 光 光度 法 
《包括 酶 催化 动力 学 分 析 法 ) 。 

动能 释放 kinetic energy release; 
KER 指 质谱 分 析 中 先驱 离子 〔 母 
离子 ) 的 内 部 能 量 转换 为 分 解 生 成 
物 的 动能 的 现象 。 在 质谱 仪 中 产生 的 
亚 稳 态 离子 ， 由 于 带 有 多 余 能 量 ， 可 
以 发 生 亚 稳 离 子 分解 {一 般 在 
107° ~ 10*s 之 间 ), FEER SY 
峰 ， 可 通过 亚 称 离子 峰 带 及 宽度 探讨 
裂解 机 理 。 

动态 NMR dynamic NMR 利用 
NMR 方法 通过 谱 峰 峰 形 和 峰 形 的 变化 
来 研究 许多 速率 过 程 从 而 获取 这 些 过 
程 的 动力 学 和 热力 学 的 参数 及 其 机 
理 。 这 些 速率 过 程 是 在 10 s 至 更 长 
时 间 内 发 生 的 事件 。 分子 内 旋转 过 


程 ,分 下 内 或 分 子 间 的 化 学 交换 过 程 
如 分 和子 内 重 排 , 豆 变 异 构 , 构 象 互 变 以 
及 流 变 分 子 等 处 于 动态 平 交 过程 ,也 
可 下 伟 到 非 平衡 态 体 系 中 的 化 学 反应 
过 程 ,反应 物产 物 的 深度 的 变化 等 等 . 
BASLE dynamic coating XPRS) 
态 涂 证 或 在 位 涂 泪 。 参 见 动态 
BAS TRS TRE dynamic headsp- 
ace analysis — 4f, BR OK 49-4 MB ( purge- 
trapping) 分 析 法 ,该 方法 是 用 惰性 气体 
通 和 液体 样 蝇 (或 国体 表面 ) ,把 要 分 
析 的 组 分 歇 打 出 来 ,使 之 通过 一 个 盛 
有 了 吸附 剂 的 容器 进行 富 集 ,然后 青 把 
吸附 剂 加 热 ,使 被 吸附 的 组 分 脱 附 ,用 
载 气 带 人 气相 色谱 柱 中 进行 分 析 。 动 
SWS SHEA BRO. MEE 
组 分 的 分 析 比 较 有 利 。 存在 的 问题 
是 .所 用 时 间 较 多 , 吹 扫 中 有 可 能 引入 


; 杂质 以 及 如 何 选 择 吸 附 剂 等 。 


动态 二 次 离子 质谱 dynamic see- 
ondary ion mass spectrometry 在 分 析 
时 ,初级 离子 流 密度 和 剂量 能 够 剥离 
大 于 一 个 单 原 子 层 材 料 的 二 次 离子 质 
谱 分 析 - 由 于 其 离子 的 剥离 速度 快 ， 
分 析 的 结果 是 一 个 连续 剥离 过 程 中 的 
成 分 , 即 动 态 成 分 。 与 静态 二 次 离子 
质谱 相 比 ,其 深度 分 析 能 力 很 强 . 但 很 
难 给 出 表面 的 信息 ,适合 于 成 分 的 诬 
HEA ET 

动态 二 次 离子 质谱 法 “dynamic sec- 
ondary ion mass spectrometry — Yk BY 
子 质谱 法 的 一 种 。 它 合用 的 一 次 粒子 
东 的 能 量 比较 大 , 约 为 10! ~- 10*eV, 
斑 可 达 微 米 量 级 ,离子 流 密 度 可 达 
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mA + om”? DUH Re ARIE i 
| 方便 地 求 出 溶质 分 子 戌 粒子 的 扩散 系 


ERR ESAT DR PRE 
的 成 分 分 析 。 

BASS RH dynamic separation 类 
ETER EHER GHG, SH E 
WE E SH AR R ( ae AP .pH 
EF ,使 其 羡 毛 细 管 电泳 分 离 中 形成 
梯度 变化 ,或 局 部 基质 动态 变化 . 即 在 


非 稳 态 介质 中 和 非 均 匀 电 扬中 进行 毛 | 
| 的 现象 时 , 需 应 用 动态 红外 光谱 技术 。 


细 管 区 带电 泳 分 商 。 


PESERTA dynamic | 


complex ion exchange model 离子 对 色 


谱 保留 机 理 的 .种 理论 模型 。 该 模型 ， 


认为 流动 相 中 形成 的 离子 对 化 合 物 与 
明 附 在 固定 相 表 面 的 离子 对 试剂 形成 


亚 接 态 复合 物 , 这 一 平稳 访 复合 物 又 | 


EAR EMR ASM MERA H 
离子 对 。 

动态 改 性 dynamic modification X 
称 动态 脱 活 。 是 -一 种 相对 于 管 壁 涂 流 
或 键 合 而 言 的 脱 活 方法 。 最 常用 的 动 
态 改 性 方法 是 在 运行 的 缓冲 液 中 加 人 
JH SRR DOTA a PP i RK 
合 物 和 各 种 表面 活性 剂 。 

动态 光 散 射 dynamic light scattering 
在 散射 成 分 中 舍 有 丰富 的 频率 位 移 信 


息 , 其 频率 位 移 最 小 的 中 心 部 分 称 为 | 


准 弹 性 光 散 射 。 同 时 由 于 多 普 勒 频 移 
直接 和 散射 粒子 热 运动 有 关 , 所 以 测 
定 准 弹性 光 艇 射 的 频谱 ,就 可 以 了 解 
散射 粒子 的 动态 性 质 。 随 着 激光 技术 
和 计算 机 技术 的 发 展 和 应 用 ,使 直接 


测 其 散射 光电 场 强度 的 自 相 关 函 数 成 | 


为 可 能 ,从 而 可 以 使 用 光 散 射 法 观测 


OH RF ay oh PEC 即 动态 光 散 | 


射 )。 适 过 准 弹 性 光 散 射 的 测 鞭 ,可 以 


数 .流体 力学 半 征 等 动力 学 驮 数 ,因此 
动态 光 散 射 是 研究 高 聚 物 次 液 及 胶体 
AHA RM BRO. Be 
准 弹 性 光 散 射 条 

动态 红外 光 详 法 dynamic infrared 
spectroscopy ”很 多 样品 体系 随时 间 而 
变化 , 当 坟 研究 样 硬 状态 随时 间 变 化 


利用 FTIR 光谱 仪 进行 动态 红外 测定 ， 
根据 体系 随时 间 变 化 的 快慢 大 考分 三 
MAG. 第 一 种 是 假 稳定 过 程 ,体系 
变化 较 慢 (如 约 lOmin Lat AR E1 
到 变化 ) 。 对 于 较 慢 的 化 学 反应 ,能 在 
友 应 开始 时 记录 下 起 始 反 应 物 的 光 
谱 , 在 整个 反应 过 程 中 可 多 次 记录 经 


: 过 一 定 间 隔 时 间 后 的 反应 混合 物 的 光 


谱 , 从 页 能 观察 到 整个 反应 随时 间 变 
化 的 情况 。 第 二 种 是 快 变化 过 程 ,时 
间 分 辨 率 在 秒 的 数量 级 (is<: 
<600s) ,利用 FTIR 采集 数据 软件 ,可 
连续 快速 地 监测 光谱 。 最 快 的 采集 速 
度 只 取决 于 磁盘 存 取 的 时 间或 干涉 仪 
扫描 的 速度 。 第 三 类 是 非常 决 的 过 
程 ,此 时 ,其 组 成 变化 或 脸 变 寿命 的 时 
间 短 于 光谱 仪 的 一 次 扫描 时 间 , 这 种 
肯 态 光谱 可 用 时 间 分 辨 光谱 技术 来 
WE. 

ZAM dynamic sputtering 在 
空心 阴 枢 灯 内 加 在 电极 向 的 电压 使 情 
性 填充 气 产 生 正 离子 ,并 向 阴极 加 速 ， 
以 足够 的 能 量 擂 击 阴极 ,把 阴极 材料 
元 素 转 变 成 气态 原 节 .这 … 过 程 叫 动 
AS. 被 减 射出 来 的 气 普 原子 ,从 
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两 极 问 的 电压 ,和 与 境 充 气 离子 间 的 


磁 撞 中 获得 足够 大 的 能 量 被 激发 到 较 
高 电子 能 级 态 , 当 其 回复 到 较 低 能 级 | 


ET, ERUR ARR ERA DGR. 
动态 离子 交换 模型 dynamic ion ex- 
change model 
一 种 理论 模 卉 。 该 模型 认为 离子 对 试 
剂 中 的 慌 水 性 反 离子 首先 吸附 到 固定 


动态 离子 变换 表面 , 即 原 本 为 韭 极 性 
竟 固 定 相 表面 变 成 了 离子 交换 剂 。 然 
BRAT IRR ATA 
KA 2S BSF o Sa PE A aK BO 
和 分 离 。 

aes Se dynamic measur- 


ing instrument of order 


BK URE RAB 


表示 气味 计 是 一 个 12. Fem x 
15. 2em x6. 4em 的 箱 状 装置 ,网 下 图 . 
在 共 ] 上 -部 和 下 部 有 两 岩 活 性 恢 , 在 两 


通过 的 空间 的 左右 侧面 一 面 有 人 的 鼻 
子 接触 用 前 吸入 口 , 另 一 画 有 现场 环 
境 自 气 通 过 了 筷 { 该 孔 的 孔径 有 4 ~7 种 ， 
以 便于 选择 适当 的 稀释 比 )。 此 外 ,位 
于 上 ,下 部 的 活性 风 层 的 外 侧 有 直 竹 
为 1.27cm WFL, ROM i SE AY AL EE 


UR A A BS 


离子 对 色谱 保留 机 理 的 


亚 臭 的 官能 实 i 


性 谈 的 作用 于 , 变 成 无 臭 的 空气 , 当 隅 
辨 人 员 靠 近 吸 气 口 吸 气 时 ,无 自 室 气 
和 有 臭 空气 相 混 台 , 通 过 对 侧面 开 孔 
孔径 的 适当 选择 ,来 选择 稀释 比 。 
动态 热机 械 法 dmnamic theme 
mechanometry ;DMA 在 程序 控制 温度 
,测量 物质 在 振动 负荷 下 的 动态 异 
量 和 阻尼 与 温度 的 关系 的 … 种 技术 ，。 


相 表 面 ,形成 以 该 反 离 子 为 功能 基 的 “} DMA 可 用 于 测量 材料 变形 时 所 存储 和 


| 消耗 的 机 械 能 。 新 型 的 DMA 仪 都 配 


有 微 处 理 机 ,可 在 -150 ~ 500°C Fn AT 
率 范 围 内 直接 给 出 所 测 材 料 的 弹性 模 
量 和 阻尼 值 。 因 此 ,在 研究 和 控制 高 
RIETER t, DMA 是 最 有 用 的 工 
AZ -。 

BAAR dynamic coating 又 称 在 
位 涂 清 或 动态 包 覆 。 是 在 流动 相 中 加 
人 能 起 固定 相 作 用 的 功能 分 子 ( 改 性 
AD ,使 其 在 载体 填料 和 流动 相间 达到 
动态 平衡 ,并 形成 功能 层 的 一 种 固定 


BZA ATM RUE. ea WARR, 


动态 涂 渍 法。 dynamic coated method 
一 种 用 于 认 溃 毛细 管 固 定 液 的 一 种 操 
HEH REOR A E E E Rej- 
EH E R E PRS HE (50 ~ 200g - 


| L ,然后 用 N, 以 大约 lem . 37" RoR 


产 将 上 上 述 溶液 均匀 地 压 人 毛细 管 柱 的 
1/3 左右 , 肯 以 相同 的 速度 将 柱 内 的 固 


| 定 液 液 柱 挫 出 色谱 柱 ,继续 通 


| N 4h, 


动 恋 脱 活 。 dynamic de-activity H 
动态 改 性 条 。 


M5 toxic vegetables analysis 


: RCP ETP eR 
EN. FUER ae a EEK H 


756 du AE EBT 


数 识 的 特点 ,我 男 已 明文 禁止 其 作为 
ARAB AEA. 为 保证 检验 的 准确 
和 高 效 , 毒 药 分 术 分 为 农药 残留 物 快 
速 分 析 和 和 色谱 确证 定量 分 析 帅 个 步 
又 。 首 先 用 农药 残留 物 快 速 分 析 法 对 
蔬菜 上 的 农 扫 残留 情况 进行 判断 ,和 
选 后 的 样品 再 做 进一步 的 色谱 确证 定 


量 分 析 。 用 气相 色谱 、 液 相 色 谱 和 气 -| 


质 联 用 仪 可 对 蔬菜 上 的 在 药 残 留 物 做 
定性 定量 测定 

BA toxieify 衡量 药剂 对 有 害 生 
WREAK DA RR, RIE 
剂 对 有 害 生 物 所 具有 的 内 在 致死 能 
力 。 药 剂 对 非 破 标 生 物 的 毒 杀 能 力 通 
常 称 为 毒性 。 药 剂 对 试验 昆虫 等 动物 
的 致死 作用 经 常用 致死 中 量 (LDw ) 或 
BAEHR BE (LCa ) 表示 ;对 其 他 生物 
体 如 真菌、 细菌 或 覃 物体 的 药 效 反应 
大 小 用 有 效 中 量 (EDa ) 或 有 效 中 浓度 
《ECo) 表 未 ;药剂 对 昆虫 等 动物 的 快 
速 击 倒 作 用 常用 击 倒 中 量 (KD。 ) 或 击 
SPA (KT) 表示 。 

读 脉 冲 及 相位 read pulse and phase 
FLIRT 

端 窗 式 X HES end-window X-ray 
tube XX 射线 发 射 窗口 位 于 义 射线 管 
的 端 部 ,垂直 于 管 轴 方 向 ,是 多 道 交 射 
线 荧光 光谱 仪 中 经 常 采 用 的 X 射线 
E. RAX 射线 管 产生 的 区 射线 对 试 
FEAR HS), SE EATE 
EF X 射线 管 轴 的 位 置 时 , AAP 
小 从 光源 到 样品 之 间 的 距离 ,安排 较 
多 的 分 光 , 检 出 通道 。 

SURE telomerase 是 一 种 核 精 蛋 
HBE b RNA MESA, EEE 


端 粒 DNA 的 - -条 链 上 以 添加 特殊 的 
碱 基 的 形式 而 形成 许 少 重复 单位 , 维 
ik ee A 

短波 限 short wavelength limit 在 
指定 管 电压 下 操作 的 X 射线 管 ,发 射 
X 射线 光子 的 上 限 能 基 或 是 最 短波 
长 。 在 和 射线 管 中 , 自 灯丝 发 射 的 电 
子 被 管 电压 所 如 速 ,以 赢 速 撞击 阳极 
靶 面 时 ,如 果 电 子 在 一 次 碰撞 中 速度 
AAR ,就 能 产生 波长 为 短波 限 的 X 
射线 光子 。 短 波 限 Aggy BFE V H 
关系 为 ;Ag = 1239.8ATV, 式 中 ,波长 的 
单位 为 mm; 电压 的 单位 为 V。 

EHE sbon column chroma- 
tography 使 用 比 通常 柱 长 短 的 色谱 柱 
进行 分 次 或 制备 的 色谱 方法 。 在 相同 
色谱 条 件 下 ,色谱 柱 越 短 分 离 效 率 则 
越 低 ,但 分 离 速度 加 快 ,适合 组 成 简单 
的 样品 的 快速 分 离 或 某 个 目标 化 合 物 
的 制备 与 纯化 。 

BRR cleavage ” 指 化 学 键 的 断裂。 
具有 襄 电 子 数 的 分 子 离子 或 其 他 离 
F AT RIYA ( homolytic cleavage) 或 异 
#4 (heterolytic cleavage) 过 程 分 解 ,转移 
一 个 电子 则 发 生 均 列 , 用 单 鱼 钧 箭头 
表示 ,转移 一 对 电子 则 发 生 异 裂 , 用 双 
鱼网 第 头 表 示 。 

MEEA interrupted arc EMH 
源 是 发 射 光 谱 分 析 常 用 的 激发 光源 之 
一 。 普 通电 强 光 源 的 电极 温度 较 高 ， 
不 适宜 于 低 熔 点 物质 的 盆 析 ,为 了 降 
低 电 极 的 温 麻 ,可 以 采用 断 续 弧 光 。 
若 将 直流 或 交流 电弧 接 上 适当 的 控制 
线路 ,使 电弧 时 断 时 续 , 则 成 为 断 续 电 
弧 。 靳 续 电 弧 的 性 能 ,可 用 断 续 比 和 


断 堆 对 dui £57 


断 续 频率 两 个 参数 描述 。 燃 浙 时 间 和 
炸 弧 时 间 的 比值 , 称 为 断 续 比 。 每 分 
钊 电弧 断 续 容 数 . 称 为 斯 续 频率 。 断 


续 电 弧 的 控制 方式 ,有 挑 拒 控制 和 电 | 
Pen A. BEAL IN A BEE Tite 
A ir] Ee HT SEE RE A Se j 


振荡 周期 的 限制 ,可 以 根据 实际 需要 
bake, Bake Ue YP ea Ae 
样 的 光谱 分 析 , 有 较 低 的 检测 腿 。 

断 续 效应 intermittency effect X 
称 断 续 照 明 效 应。 两 个 相等 的 照度 
(或 光 强 度 } ,对 园 一 感光 板 虐 光一 
是 连续 咀 闪 , 另 一 个 为 断 续 曝光 ,总 的 
际 光 时 间 和 连续 曝光 的 时 间 相 等 ,但 
两 者 产 牛 的 景 度 并 不 相等 ,这 种 现象 
称 为 断 续 照明 效应 。 断 续 照明 效应 对 
乳剂 的 灵敏 度 和 反 守 度 均 有 影响 ,对 
灵敏 度 的 影响 没有 -- 定 规律 ,一 般 出 
实验 确定 , 断 续 照明 的 反衬 度 - 般 比 
连续 昭明 的 反衬 度 太 。 

堆积 硅 珠 stacked silica bead 出 
毫 微米 粒 径 的 二 氧化 硅 微 料 凝 集 而 成 
AI TE RE M k. 微 珠 粒 径 小 (5 ~ 


10hm) ,具有 全 多 和 孔 结 构 , 但 又 不 存在 
， 称 中 心 作 直线 并 延伸 等 上 离 的 操作 就 


全 多 筷 硅 胶 闭 样 的 深 扎 , 传 质 阻力 小 ， 
是 高 速 利 高 效 的 液 相 色 谱 填 料 。 


堆积 性 能 ”bulk property 是 表征 载 | 
体 在 色谱 福 中 填充 的 均匀 性 和 密实 性 : 
能 的 一 个 参数 ， 它 直接 影响 着 色谱 柱 | 


的 分 离 效 能 和 重 现 性 。 填 充 的 均匀 性 
和 密实 性 ,也 即 淮 积 性 能 与 载体 颗粒 
的 形状 、 大 四. 及 其 均匀 性 有 关 , 还 与 载 


ATOR IE AK. MPR Mae 


RRO BE Be EA A HE AR YE 
ESS SCE a PS BO E lk he 


率 有 关 。 颗 粒度 越 小 ,填充 均匀 性 越 
E a ae A RE 
4A CG in T a A D 。 

对 比 度 contrast REE RE POR 
(BER Pr ide fa, Be i R be PS GEE 
性 好 ,生成 的 有 色 物 质 组 成 恒定 .化 学 
稳定 性 相对 较 好 ,还 要 求生 成 的 有 色 
物质 的 颜色 与 过 量 旺 色 剂 的 颜色 有 明 
THAT. BURA G pE RARI 
EKO )SSAAMBARIS K 


(an anne 即 AA 
‘a A" lo BB, MARAK ER 
应 产物 与 oan BRERA Be 


ae 


差 请 小 , 分 析 操 作 意 简便 。 通 常 
AA an > 80om MATE. 

对 称 中 心 inversion center MERE 
反 中 心 。 进 行 倒 反 对 称 操 作 的 对 称 元 
素 , 国 际 符号 为 1。 设 有 一 个 几何 点 ， 
作 通 过 该 点 的 任意 直线 ,在 直线 上 诈 
离 该 点 等 距离 的 两 端 可 以 找到 性 质 完 
全 相同 的 两 个 对 称 等 效 点 ,该 几何 点 
就 是 对 称 中 心 ， 空间 中 任意 一 点 向 对 


是 倒 反 操作 。 

对 电极 counter electrode 又 称 辅 
助 电极 , 与 自 电 概 或 支持 电极 组 成 一 
对 的 男 一 电极 。 对 电极 中 不 应 包含 分 
PER. 

AE Bh 
least-squares refinement 
定 中 ， 


Æ ÍEIE diagonal 
唱 栖 结构 测 
一 种 优化 结构 模型 的 最 小 


， 乘 计算 方法 。 此 法 假定 所 有 的 品 体 


结构 参数 《人 包括 原子 的 坐标 参数 和 


158 Gui 对 钝 多 


ARASH) 相互 之 间 是 无 美的 ， 
可 以 逐个 、 独 立地 确定 每 个 结构 参 
WARE. HAAR PLLA AK 
节省 计算 机 肉 、 外 存 空 间 和 计算 时 
间 ， 馈 点 是 所 得 的 结果 比较 粗糙 ， 
所 以 往往 在 品 体 结构 很 大 《【 即 结构 
PORE) 时 或 在 结构 修正 的 初始 
阶段 中 使 用 . 

Xj fee diagonal peaks 
NMR 谱 中 Filo), A (an) 8, A 
的 坐标 及 其 相同 的 范围 表示 的 正方 形 
图 ， 其 中 以 两 域 值 此 相等 【ai = ww) 
的 点 的 对 前 线 工 出 现 的 谱 峰 为 对 骨 线 
峰 ， 又 称 自动 相关 峰 【auto correlated 


peaks) 或 自 峰 (auto peaks), Z4 | 


谱 中 则 有 有 F, Fy A 域 ， 扩 空间 点 
m =a =, TERR EA AA 
妖 ， 简 称 对 角 峰 。 

对 流传 质 ”mass-transfer by convee- 
tion ”物质 的 粒子 随 着 流动 的 液体 而 
移动 。 引 起 对 流 的 原因 有 外加 捞 拌 
(强制 对 流 )， 或 液体 各 部 分 间 由 于 
浓度 差 或 温度 差 所 产生 的 密度 差 
(自然 对 流 ) 。 

对 数 生 长 期 logarithmic phase 4 
胞 群 中 的 细胞 数 的 对 数 随时 间 吧 直线 
增加 的 时 期 。 通 常 该 时 期 的 细胞 去 代 
谢 活 性 维持 于 稳定 状态 ， 以 一 定 的 组 
胞 周期 反复 进行 分 放 。 

对 数 正 态 分 布 logarithnic normal 
distribution 车 一 组 测量 值 经 过 对 数 
变换 ， 将 测量 值 转换 为 对 数值 后 遵从 
正 态 分 布 ， 则 称 其 训 播 对 数 正 骞 分 
布 。 对 数 正 和 态 随 机 变量 x 的 概率 密度 
函数 为 


一 维 ， 


f _ 1 d (ese) 
sis) 二 和 


ma sw ous 

式 中 ,pur 与 00 ,分别 为 变 基 x 取 对 数 
E ler 的 平均 值 与 方差 。 在 分 析 测 试 
中 .特别 是 在 痕 量 分 析 中 ,在 不 少 情况 
下 ,测定 值 不 遵循 正 态 分 布 ,而 是 遵循 


| 对 数 正 态 分 布 。 


对 上 里 异 位 与 非 对 映 异 位 
tiotopic and diastereotopic 
基 团 条 。 

对 照 试 验 contrast test ”分析 实验 
中 , BACAR BRIAR. 用 相同 
的 方法 进行 鉴定 ,进行 出 较 ， 以 检查 
所 用 试剂 是 否 失效 或 反应 条 件 等 控制 
是 否 正确 , 称 为 对 照 试 验 。 该 方法 亦 
是 检验 系统 误差 的 有 效 方法 。 

钝 化 ”passivation 由 于 金属 表面 
上 腐蚀 产物 的 生成 而 出 现 的 腐蚀 速度 
降低 的 现象 。 

钝 化 剂 passivator 
的 化 学 试剂 。 

ER dopamine; DA DA 与 去 
甲 肾 上 腺 素 合成 基本 相似 ,是 多 巴 经 
多 巴 脱羧 酶 作用 脱羧 后 生成 , 它 是 去 
FFP EAT LR KAEH, E 
儿 茶 前 腔 成 员 之 一 。 

多 波长 分 光 光 度 法 multi-wave- 
lengths spectrophotometry + 7§ 3% FA 
SPE RT EE 
法 。 传 统 的 分 光 光 度 法 一 般 采 用 单 波 
长 完成 对 一 种 组 分 的 测定 。 单 波长 分 
光 光 度 法 存在 不 能 测量 不 透明 的 试 
样 ;样品 池 和 参 比 池 之 间 , 样品 洲 液 
和 参 比 溶液 之 间 的 不 一 致 性 会 导致 对 
小 吸光 度 测定 产生 较 大 误差 等 缺点 ， 


enan- 


KFt 


导致 钝 化 状态 
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ERMA TRS RMR, RINSE 
长 测定 可 以 较 全 面 地 获得 分 析 体 系 的 
ARRE ,倘若 再 结合 合适 的 化 学 计 
量 学 方法 对 测量 数据 进行 解析 ,和 司 可 
RGM ik SHARIN BREE 
面 的 信息 。 多 波长 的 选择 可 分 为 件 波 


Hf (full spectra) 和 此 全 波谱 两 种 情 | 


况 ,前 者 通常 等 步 长 地 选择 测 奉 波长 ， 
测量 点 数 可 达 数 百 个 . 黄 全 更 志 , 这 种 
方法 由 于 测量 点 分 布 ET BX 
困 此 能 全 面 获取 分 析 体 系 的 信息 , 目 
前 一 般 均 采用 这 种 方法 ;后 者 通常 要 
任 经 验 或 通过 某 些 计算 程序 有 选择 她 
确定 一 些 调 量 波 长 ,可 减少 计算 最 ,但 
BERGE. FROM, 目前 已 很 
PRA. TORTS, LRA SAE 
MEE KHADR AAS 
该 长 分 光 光 魔法 。 

多 残留 分 析 multi-residue analysis 
对 待 测 样品 中 多 种 农药 残留 问 时 进行 
定性 、 定 其 分 析 。 参 见 农药 残留 
分 析 条 。 

SMB multiple comparison 在 
SAR ACE EAE 
SAGE, 2: 检验 的 推广 。 在 多 
ARK RR FREE RR 
Ieee BEYER, FRAN UR BEAT fay pe 
AP UM REHAS, Be 
定 哪 些 因素 水 平 效应 之 间 有 显著 性 差 
蜡 ， 需 对 反映 各 因素 水 平 效应 的 平均 
值 进行 多 重 比 较 。 多 重 比较 所 用 的 统 


计量 
iS. 
dy = Gaim) 所 a 


趟 中 ，m 是 因素 水 平 数 ; r 是 得 到 每 


个 平均 信 的 重复 测定 次 数 ; f=m(n 
-1) 是 计算 试验 误差 各 的 自由 度 ; 
4p 是 在 显著 性 水 平 & 时 的 置信 系 
数 ， 可 由 统计 手册 中 查 到 。d, 是 在 
显著 性 水 平 a 时 随机 效应 所 产生 最 
大 差 值 ， 当 任何 两 平均 值 之 差 Ax 大 
了 于 dr， 表示 该 两 因素 水 平 变化 的 效 
fie EY. 

RFE multiple solution method 
晶体 结构 测定 中 破解 相 角 问题 的 一 种 
直接 法 。 多 重 解 法 是 符号 附加 法 的 改 
进 ， 主 要 基于 数值 计算 比 符号 推导 更 
有 利于 发 挥 计 算 机 的 潜力 。 此 水 以 各 
种 可 能 的 相 角 值 代替 了 起 始 套 中 来 知 
相 角 的 符号 ， 并 组 合成 多 种 不 同 的 起 
始 套 ， 由 此 出 发 可 以 推导 出 太 量 不 同 
的 结果 ,形成 放大 而 复杂 的 树 形 结 
W. E XESS i EA 
(M. M. Woolfson) F AFP #2 BR 
法 计算 程序 MULTAN 就 是 这 种 方法 
的 全 自动 计算 程序 的 代表 , FE 20 tt 
纪 邑 年 代 曾 流行 -- 时 ，MULTAN JL 
乎 成 了 直接 法 的 代名词 。 

HHS} multipie splitting HX 
电 发 射 产 生 的 未 配对 电子 与 原子 中 其 
他 未 配对 电子 的 相 豆 作用 引起 光电 子 
谱 线 的 分 型 ， 也 称 静 电 列 分。 主要 在 
FEE ORR) 分 子 和 离子 中 产生 ， 
内 层 电子 的 电离 过 程 至 少 产生 两 种 离 
子 状态 。 其 能 量 差别 是 由 于 剩余 的 内 
层 电 子 与 未 成 对 从 电子 间 的 交 
换 作 用 。 

多 重 恋 ”multipiet ” 当 原 子 和 分 子 
HEH 个 (n=0, 1,2, =) 未 
METH. HAWSER ( multiplic- 
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. 1 , AB SMR RRR, Peat 
ity) Hdnsti=nti(s=>), BNA ao 此 时 在 该 入射 角 处 
有 n+1 重 态 。 绝 大 多 数 的 分 子 不 具有 | 测 得 的 衍射 强度 是 各 个 入 射 的 强度 之 
未 偶 电 子 ， 国 此 为 单 重 态 ; Wof | 和 。 产 汪 相 互 重 台 的 入 射 的 阵 面 族 有 
基态 是 三 重 态 ; fe CI) 离子 CAS | 两 种 木 同 的 类 型 ， 一 种 是 对 称 等 效 的 
TARRAT) 的 基态 是 六 重 态 。 降 面 族 ， 它 们 不 但 点 阵 面 间距 相同 ， 
SER ”multiplet 一 组 特征 的 X | 衍射 的 强度 也 相同 。 另 一 种 是 点 阵 面 
AROS. 产生 于 始 态 能 级 ; 间距 相同 的 非 等 效 阵 耐 族 ， 这 时 它们 
AAR M EPR MARTE | 的 衍射 强度 一 般 并 不 相等 。 
i i AAEN LR AR OAR. | ”条 次 反射 池 multi-reflect pool 一 
ERA. AMMA. FER | 种 可 使 人 射 光 线 在 其 内 进行 多 次 反射 
这 种 谱 线 ; 而 伴 线 则 大 多 数 十 由 多 | 的 毛细 管 。 该 毛细 管 外 壁 镀 - 层 高 反 
重 线 组 成 的 . THR, Fee -BRPSy Lae 
多 重 性 multiplicity ”描述 分 子 中 | 脱落 。 人 射 光 从 毛细 管 人 日 端 一 出 照 
EP ARREMAI. MAT PA | 射 毛细 管 ， 光 在 毛细 管内 进行 多 次 反 
同一 分 子 轨道 的 电子 自 旋 都 “ 配 】 射 ， 从 出 口 端 一 侗 射 出 。 
对 ”， 即 自 旋 方向 相反 时 ， 其 电子 运 SAA RSH multiple internal 
动 的 总 自 旋 (2 +b) =1, 称 分 了 了 处 于 reflectance accessories: MIR 一 种 记 
MBA (oinglet state), 基态 分 子 通 录 训 减 全 反射 (ATR) 光谱 的 装 
常 都 为 单 重 坊 ; 若 分 子 中 电子 不 配 | Bo MFE, 样品 放 属 于 折射 率 较 
对 ， 即 有 相同 的 自 旋 方 向 , 称 分 子 处 | 高 的 ATR BAO, ASRAB 
TEES (triplet state)， 其 电子 运 | 体内 ,在 其 中 经 多 次 内 反射， 每 次 
SMB ARCS +1) =3。 单 重 态 和 | 反射 时 都 要 穿 逻 样品 一 定 深度 ， 被 
三 重 态 统称 为 分 子 的 和 多重 性 。 | 选择 性 衰减 。 经 多 次 内 上 反射 后 ATR 
SEIEAF multiplicity factor 在 | 光 详 获得 的 对 比 度 更 好 ， 使 较 弱 的 
记录 衍射 强度 的 实验 装置 中 ,同一 本 | 吸收 峰 也 能 显示 出 来 。 SRS 
SREP EE. 例如 : 在 | 反射 条 。 
收集 多 晶 术 射 数据 时 ， 根 据 布拉格 公 


样品 


te 
LL NON x 
| ee 


ri 
an 


多 次 内 反射 示意 图 
FARRS multiple scattering 当 | aE wat, AAT Ae 
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象 。 BURBS SF BN AE ye 
AX. “HPP AAA TL PEE SETA 80% ~ 
90% RT, OT A we ae AT AT SO, 
多 道 扫 描 multi-channel sean 指 
在 出 射 黎 色 板 上 开 一 系列 的 方形 筷 ， 
Eh Ra ATA. BES 
对 应 安置 -系列 的 放电 悦 增 管 . Ht 
狐 链 出 来 的 光 淮 确 投射 到 光电 倍增 管 
WAR AE, AeA TRE. E 
FHS SETA. — th ERER 
光电 倍增 管 构 成 一 个 通道 ， 可 接收 一 - 
条 谱 线 ， 多 道 仅 器 是 安装 多 个 〈 可 
达 70 个 ) 周全 的 出 射 狂 链 和 光电 信 
增 管 ， 可 接受 多 种 元 素 的 谱 线 .最 后 
经 过 计算 机 处 理 后 打印 出 数据 或 是 示 


| Gins Mea a 


， 在 分 子 识别 ， 
| 及 生物 膜 等 共有 高 庆 分 子 识别 功能 的 


1 


器 显示 这样 就 实现 了 多 道 扫描 。 
多 点 识别 


multipoint recognition 


THEE. BSR 


JE Mak RAITA RR, 
主 、 BR SRR TAN 借助 于 
MERRIDIAN 人 全 
度 组 织 化 、 筷 特异 选择 性 的 识别 ,。 例 


| 如 在 生物 体内 蛋白 质 的 合成 过 程 中 ， 


一 系列 的 氧 酰基 tRNA 合成 酶 起 着 至 关 
重要 的 作用 。 如 下 图 所 示 的 是 以 酯 氮 
酸 为 基质 的 酶 复合 体 活 性 部 位 周围 的 
结构 。 活 性 中 间 体 的 酯 氨 酸 基 逐 叮 叭 


| 酸 通过 12 根 氢 键 与 酶 恒 白 结合 ， 两 者 


之 间 进 行善 精密 的 包 点 分 子 识别 。 


no 9 
Quan HON’ oR oe; 


K 
ki 


nae 


Li I 


a 


et H— 0 
L 


il MC say Gly 
MC a, Gly 


AME tRNA ARR MARERE ER 


多 分 散 度 polydispersity ”又 称 分 


tional group ion exchanger 4 At 3 iif 


布 宽度 指数 。 尾 重 均 分 了 基 与 数 均 分 | BAMA LS HORM ee 


TZE. 
SOEEKFTERA 


multi-func- 


换 剂 。 两 性 离子 交换 剂 是 最 监 型 的 多 
功能 基 离子 交换 剂 ， 可 以 用 于 阴阳 离 
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子 的 同时 分 离 ， 如 果 将 像 胆汁 酸 这 样 


的 分 子 包 修 到 基质 表面 ， 由 于 其 分 子 ， 


PRAM fait, ARSTE 
Bl, MARAE PER KER. E 
HE PET I RETARA YL 
So F beget ad ry EL eA 

名 管 法 multiple-tube method jH 
TRAER RE (— RTA ) 


PEN — AT k. I- BUI | 
液 接种 3 ~5 支 含有 适当 液体 培养 基 | 
的 试管 ， 另 3 ~5 支 含有 同样 培养 基 | 


AE, LBA RY tE 
种 ， 另 一 组 试管 以 体积 逐步 减少 的 菌 
悬 谱 进行 类 似 的 接种 。 培 养 后 ， 检 查 


每 支 试 管 是 否 出 现 纸 菌 生长 生长 通 j 
常 出 现 于 用 较 大 体积 菌 悬 液 接种 的 试 | 


E. RARE RER ITEE TE 
种 物 中 至 少 一 个 活 的 微生物 。 原 始 悬 


液 中 的 活 细胞 的 浓度 ， 可 以 用 统计 学 | 


MERRE CEK) MAE {不 生 


K) 试管 计算 。 可 用 最 大 可 能 数量 | 


法 (most probable number method , 
MPN) 计量 样品 中 的 细菌 数目 ， 用 
于 天 维 水 和 处 青水 的 细菌 学 检查 等 。 

多 光束 干涉 interference of multi 
beams ME (HK) 相同 、 振 幅 相 
等 【或 接近 ) 、 彼 此 间 相 位 差 国定 不 
AREY BS SCAR, RA GAS 
应 .形成 明 瞳 交 蔡 的 干涉 条 纹 。 如 果 
ARS ARTIC. We 
干涉 现象 称 为 多 光束 于 涉 。 多 光束 干 
涉 形 成 的 干涉 条 绞 比 双 光 上 束 于 涉 条 纹 
SRM, 2-- APRN 
(8 TBR ERK) FER al 
RES RAR (KRK) RS 


ERA, WER ACCRA NENE R 
纹 构 成 的 干涉 花样 ; 相 于 光束 越 多 ， 
ERARRER. BA, 与 次 极 大 的 


| 强度 差 值 也 越 大 ， 相 分 两 主 极 大 亮 条 


之 间 的 次 极 大 数目 越 多 . AR, 4 


| 相干 光束 数 且 多 到 一 定 程度 时 ， 各 主 


概 夫 呈现 为 非常 细 锐 明亮 的 条 纹 ， 主 
极 大 之 间 的 数目 众多 的 次 极 大 和 逐 淘 连 
成 一 片 ， 成 为 主 极 大 之 间 较 暗 的 背景 
(LTRS RRARR). 在 分 析 
仪器 中 常用 的 衍射 光 棚 、 法 布 里 - 珀 
3 (Fabry-Perot) 标准 具 ， 所 应 用 的 
就 是 多 光束 干涉 效应 。 

条 光子 电离 。 multi-photon ionization 
中 性 原子 在 辐射 能 或 其 他 形式 的 能 量 
RA TRA SBA. WREKE 
TERAST. HUSTETHERE 
放 能 量 的 现象 称 为 多 光子 电离 。 

RA polynuclear complex 
蛮 称 多 核 配合 物 。 指 -~- 个 配合 物 分 子 
中 会 两 个 或 两 个 以 上 的 中 心 离子 的 配 
合 物 。 当 某 种 配 位 体 中 的 一 个 或 两 个 
配 位 原子 同时 间 两 个 中 心 离子 配 位 ， 


| 从 而 使 配合 物 内 界 中 含有 两 个 或 两 个 


入 上 的 中 心 离 和 子 ， 这 样 的 配合 物 称 为 
LRAT (RA) 物 。 许 多 金属 离 
了 都 能 形成 多 核 络 合 牺 ， 例 如 大 家 熟 
知 的 AICI, FeCl 实际 是 一 种 多核 络 
合 物 ， 不 少 盐 的 水 解 产物 亦 是 多 核 络 
合 物 。 分 析 化 学 中 可 以 利用 形成 多 核 
BOOED RAMEE RAS RAT. 

$ YF % polycyclic aromatic 
hydrocarbons; PAH 39 PGB DF BA 


| PRATER AME LL RR 


个 以 上 的 芳香 环 共用 两 个 邻 位 碳 原 子 
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Am ARR AE 
Eo RUA. SAS, Ao 
Rm. BW. eS. SRHPRER DL 


的 石油 类 燃料 ， 煤 焦油 中 也 含有 多 环 ， 


BE. BHU LT ES, KK 
或 机 动车 发 动机 废气 等 大 气 以 及 河流 
TR EBA. Bae AS A 
癌 作 用 。 大 多 数 多 环 芳烃 具有 振动 精 
PASAT REISS, A FS eG RE 
进行 定 基 分 析 - 

多 基 polyradical 在 一 个 分 子 内 
存在 多 于 2 个 自由 基 中 心 时 称 为 泥 基 
自由 基 ， 简称 多 基 。 杀 基 有 多 种 结构 


ER, 最 常见 的 是 在 高 分 子 (RE ， 


Raf) 链 上 直接 形成 多 个 自由 基 
中 心 (PHEA H), HEE 
HAWE ES AA ARR (BH 
氮气 自由 基 } 对 于 多 基 的 ESR 理论 
PRT AR 

多 级 电 高 


量 后 ,可 以 使 外 层 电 子 脱离 原子 体 
系 , 分 型 为 日 由 电子 和 离子 。 这 种 现 


象 称 为 珠子 的 电离 。 原 子 分 离 成 一 个 
| 子 量 范围 的 分 离 特 别 有 效 ， 选 择 性 


电子 和 -- 个 离子 的 过 程 . 称 为 一 级 电 
离 ; 一 级 离子 再 分 裂 盛 一 个 电子 和 一 
个 主子 的 过 程 , 称 为 一 级 电离 ;…… 以 
此 类 推 ,多 级 离子 再 分 型 成 一 个 电子 
和 一 个 离子 的 过 程 , 称 为 多 级 电离 。 
多 角度 激光 党 散射 光度 计 molti- 
angle laser light scattering photometer; 
MALIS 以 激光 作 光 源 ， 对 多 个 
(如 18 个 ) 角度 的 散射 光 半 时 进行 
检测 的 光 散 射 检测 器 。 小 角 激 光 光 散 
射 光度 计 明 然 使 用 简单 方便 ， 但 它 只 


multilevel ionization 在 | 


MSR SRP, BTR AHR | 


是 一 个 角度 的 数据 ， 不 能 得 到 高 分 子 
化 合 物 的 分 子 大 小 信息 。MALIS H 
可 获得 分 子 大 小 的 信息 。 

Ban X 射线 衍射 法 powder X-ray 
diffraction; XRD ALR) SLE AAR OX 
射线 的 衍射 获 应 ， 记 录 和 分 析 X 射 
线 了 衍射 图 ， 以 测定 样品 中 的 物 相 或 品 
体 结 构 的 分 析 广 法。 样品 通常 为 小 块 
HBR, SERA. MRA 


REST. AU SAAT AT LEFT 
| 相 定 性 和 定量 分 析 ， 测 定 精确 的 品 胞 


和 参数、 简单 的 晶体 结构 、 样品 的 结晶 
BE. SRS. RAE. SAAR Se. 

Æ 33 HE GLK polyclonal antibody; 
Peab fH FE te HE ik BE ah hy POR 
得 的 抗体 ,由 + 抗原 物质 常 由 多 种 抗 
原 决 定 角 组 成 免疫 动物 产生 的 抗 血 


， 清 便 成 为 含有 针对 多 种 决定 簇 的 抗体 
的 混合 物 。 


FLFR [ritted glass ”是 一 类 和 
过 孔 硅胶 很 相似 的 无 机 硅胶 ， 由 碱 性 
HEHEA, BHAMAR 
贼 性 可 湾 丰 的 产物 。 它 的 第 一 个 特点 
是 可 以 敌 到 孔径 分 布 很 罕 ， 对 某 一 分 


强 ， 也 有 利于 效 胺 色谱 分 离 机 理 的 理 
论 研究 。 第 二 个 特点 是 孔 性 结构 好 ， 
有 利于 试 样 分 子 的 传 质 过 程 。 

EILERA reticulated vitreous 
carbon electrode; RVCE 将 一 种 具有 
MARS LAA KE A, BRE 
片 ， 光 线 可 从 网 孔 中 通过 ， 和 做 成 与 网 
桶 电极 性 质 相似 的 光 透 电极 。 

多 筷 层 开口 管 柱 porous layer open 
tubular column; PLOT 277 CFR 
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壁 上 用 适当 的 方法 沉积 上 一 层 多 和 孔 性 
男 体 物质 作为 周 定 相 进 行 分 离 的 色谱 
Ho SB {LEM ARR, ial 
Rit, EFEMERE ee, ZIL 
PEPE ARTA AD CK RRE 
FORE, fie Hee A 
HEDE REALE 
E. SIRE LAG Imme 较为 适宜 . 
这 种 色谱 柱 的 内 表面 大 、 柱 容量 比较 
K., PEEHI., BARE., BA k 
速 等 优点 。 

#7L RM t PLOT 柱 Porous poly- 
mer beads PLOT column 该 种 色谱 柱 
中 填充 的 固定 相 为 各 种 牌号 的 多 我 的 
HR BR, BOS EO HRA 
是 耐水 性 好 ， 水 的 保留 值 很 小 县 出 峰 
尖锐 可 直接 用 气相 色谱 法 测定 有 机 化 
合 物 中 的 微量 水 分 、 舍 水 样品 及 水 中 
的 有 机 化 合 物 ; 应 用 范 国 很 广 ， 对 极 
性 和 非 极 性 化 合 物 都 有 很 好 的 分 离 能 
J: 本 高 温 、 保 留 值 稳定 、 机 械 强度 
高 、 耐 腐 乌 性 也 好 。 适 用 于 低 挥发 性 
Fe. BYE AER TES OHO. 

SILER porous silica ge) F BE 
ERAS RE REEL EY.. HS Ki LAL 
ERME EILER. 

多 扎 聚合 物 气流 固 色谱 柱 porous 
polymer beads GLS column FEH 
性 的 圈定 液 对 吸附 型 PLOT 村， 如 高 
RE PLOT HH. REREH (CLOT) 
等 ， 进 行 改 性 后 的 色谱 柱 。 经 改 性 后 
的 PLOT 柱 将 具有 吸附 和 分 配 两 种 分 
离 机 理 ， 因 而 问 时 具有 吸附 柱 的 高 选 
择 性 各 分 配 柱 的 高 分 离 效能 的 优点 
HPWH eS RS, N 


再 涂 到 毛细 管内 对 ， 
1 99.5 和 以 上 。 其 机 械 性 能 好 、 化 学 稳 


| 


| 


此 用 这 种 方法 可 以 解决 用 单 : 柱 型 所 
难以 分 离 的 组 分 ， 如 一 些 难 分离 的 异 
构 体 组 分 等 。 

FLA BR porous graphitic car- 
bon; PGC RBG (ceramic car- 
bon) 。 是 在 高 法 下 烧结 而 成 的 磋 微 
和 粒 。 其 平均 粒 径 多 3pm, FR RE 


定性 和 热 稳定 性 高 ， 适 用 pH 范围 宽 
“pH =1 ~ 14)， 是 一 类 新 型 液 相 色谱 
填料 。 

EFL porous support NRX 
筷 基 质 。 是 共有 良好 孔 阶 性 的 色谱 固 
定 相 基质 。 分 表面 多 孔 载 体 和 全 多 筷 
载体 。 

条 量子 滤波 相关 谱 ”multiple-quan- 
tum filtered - COSY spectroscopy; MOF- 
COSY 又 称 P 阶 量子 滤波 COSY H, 
SREP COSY 详 类 拟 , 但 是 相 循 
HARE. 2 TER Be P 阶 的 增 
加 , 恋 掉 药 峰 越 和 多 ，(P - 1) RAE 
(了 一 几 ) 阶 的 自 旋 体系 的 峰 均 被 消除 。 
随 着 阶 的 增加 信号 强度 损失 增 大 。 参 
REF ERAS RE, 

ETH + multiple-quantum 
coherence WEFTA. 

多 量子 相干 的 阶 order of multi- 
ple-quantum coherence 见 相 于 条 。 

4 ETRE multiple-quantum 
transition ” 核 自 旋 体 系 中 核 的 磁 量 子 
数 变 化 Am 关 1 同时 涉及 到 多 个 核 的 
BRL, RABAT RIE. AX 自 旋 体 
APHMSST RIL, MAT RITA 
LETRE SLEW. 

ERE multiple pulse experi- 
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ments ”使 用 不 同 的 脉冲 和 控制 脉冲 
ZBERE > 的 实验 方法 。 根据 不 
同 的 应 用 需要 ， 可 有 各 种 脉冲 序列 的 
HA. WASHER, ABE OR 
时 间 7, 和 ,提高 非 灵敏 核 的 测定 


RAE, SOR Reh BEY] NMR 谱 | 
: 测 器 运动 , 即使 每 个 原子 发 出 的 光大 


的 影响 。 近 年 来 ， 存 NMR 中 应 用 的 
APT. INEPT 和 DEPT 等 实验 技术 以 
及 各 种 一 维 NMR 谱 ， 都 是 用 多 脉冲 
实验 实现 的 , 

BC EAH polyligand complex 

由 多 个 相同 配 体 与 某 种 中 心 离子 形 
成 的 配合 物 。 例 如 Age NH:) ”是 由 上 
个 Ag ”与 两 个 相同 配 体 NH, 形成 的 
KAT. TERSMEDEN 
Bic ey tH. 

ZEEE Doppler broadening 


多 普 勒 效应 引起 谱 线 的 变 宽 。 接 收 器 
| 原子 放出 的 光波 显示 出 最 大 的 多 普 勤 


接收 到 的 不 同 频率 的 光 , 来 自 不 同 运 
动 速度 的 原子 ,每 一 受 激 原子 只 对 谱 
线 轮 廓 内 某 些 确定 的 频率 有 贡献 ,而 
不 是 对 谱 线 轮 麻 内 的 全 部 频率 都 有 贡 
献 , 因 此 ,多 普 勒 变 宽 是 一 种 非 均 匀 变 
Xo SBME Av, 为 


Av, =2/2in2*2, /AE 


SCP yy EAS AS OMY; 是 
KE: RRR RSH 是 绝对 温 
度 ;m eT Rt, ERA AG 
TEREF. 多 普 勒 变 宽 值 在 (5 x 
10°*) ~ (5 x 10°47) nm 其 级 ， 比 谱 线 
自然 宽度 的 大 两 个 数量 级 。 在 常 压 和 


温度 1000 ~ 3000K RF, RPR : 
RMR ESS Set Rita | 


共同 控制 。 


2a Doppler effect 4456 
源 与 检测 器 之 间 有 相对 运动 时 ， 和 检测 
器 接收 到 的 光源 辐射 光 的 频率 会 随 着 


| 相对 运动 速度 的 不 癌 而 改变 的 现象 。 


处 于 光谱 光源 或 原子 化 器 内 无 序 热 运 
动 中 的 原子 ， 从 各 个 不 同 的 方向 向 检 


频率 杠 同 的 单 色 辐 射 ， 如 果 发 光 的 诛 
了 运动 方向 背离 接收 器 ， 则 检测 器 接 
收 到 的 光波 频率 较 静 止 原子 所 发 的 光 
的 频率 低 ， 反 之 ， 如 果 发 光 的 原子 运 
动 方向 向 着 接收 器 ， 则 检测 器 接收 到 
的 光波 频率 较 静 止 原子 所 发 的 光 的 频 
率 高 ， 即 检测 器 接收 到 的 光波 产生 频 
移 ， 使 谱 线 的 变 宽 ， 这 种 现象 称 为 光 
波 的 多 普 勒 效应 ， 多 普 莫 效应 的 大 小 
是 发 光 原 子 运动 速度 和 方向 的 阔 数 ， 
朝向 或 背 疝 检测 器 以 最 高 速度 运动 的 


频 移 ， 垂 直 于 检测 器 方向 运动 的 原子 
放出 的 光波 没有 频 称 ， 以 其 他 方向 和 
速度 运动 的 原子 放出 的 光波 产生 中 等 
HERRE. 

SRREHLS AILEE 
(5) 的 经 验 式 empirical formula of 
proton chemical shift {8) attached sub- 
stituted benzene ring 一 种 'H-NMR 北 
学 位 移 的 近似 个 算法。 化 学 位 称 
êf 用 一 由》 = 7.27 + È as, + E as, + 
好 ,， 式 中 , p AREE, ERER 
RRELA o m, p BARS. IB. 
对 的 取代 位 . 站 表示 取 民 效应 。 当 
RREH CH, 时 AS 分 别 为 -@ 17， 
-0.09, -0.18; 一 OH 时 为 -0.50， 
- 014, - 040; —OCH, af 为 
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-0.43, -0.09, -0.37; -上 时 AS 方法 。 
W-0.30, -0.02, —-0.22; 一 CN 时 geti multidimensional chro- 


40.27, 0.11, 0.30; —COOH 时 为 
0.80, 0.14, 0.20, —C,H, HH $ 
0.18, 0.00, -0. 084, 

第 色光 polychromatic light 相对 
于 单 色 光 而 言 对 光 的 属性 的 种 称 
H. 通常 指 和 白光 ， 波 长 包含 整个 可 见 
FER € #7 380 ~780nm}. 

Bie Sop or 
dilution method 利用 放射 性 作 指 示 
剂 进行 化 学 分 析 的 一 种 方法 。 将 舍 量 
分 别 为 下 和 W, 的 已 知 放射 性 比 度 
为 5, 的 被 测 元 紊 放 射 性 辣 位 素 指 示 
WAM, MESA, 被 测 元 素 的 两 
份 试 样 溶液 中 、 分 别 测定 两 份 试 液 的 
放射 性 比 度 

SW, SP, 
CW WS AIA 
HET VAS He ie 2 a oc BE AY at 

F A -51) 
o RSS- WS, 

F # NMA 计  moti-dimensional 
NMR spectra 是 二 维 谱 方式 的 延 伟 。 
当 脉 冲 序 列 中 引入 两 个 时 间 变 量 ,加 
上 原来 的 采样 时 间 的 变量 ,实验 所 获 
得 的 自由 感应 衰减 信号 (FID) 对 这 3 
个 时 间 变 量 分 别 作 博 里 叶 变 接 , 所 获 
得 的 是 三 维 核磁 共振 溢 ,， 同 理 根 据 研 
究 的 目的 可 引进 (n - 1) 个 时 间 变 量 ， 
对 所 获得 的 FID 作 n 次 傅 里 叶 变 换 后 
获得 的 便 是 n 维 NMR 谱 。 

SHAE milti-dimensional chr- 
omatography 同时 或 先后 利用 多 种 色 
谱系 统 使 样品 达到 满意 分 离 的 色谱 


multiple isotope 


S 


matograph ”由 两 种 或 两 种 以 上 的 色谱 
仪 组 合 起 来 的 ,具有 分 离 分 析 复 杂 样 
电 中 多 组 分 功能 的 色谱 仪 。 实 际 应 用 


| 的 多 维 色 谱 仪 主要 是 一 维 色谱 仪 。 使 


用 同 种 流动 相 的 多 维 色 谱 仪 和 有 二 维 气 
相 色 谱 仪 二 维 渡 相 色谱 仪 和 二 维 直 


| 临界 流体 色谱 仪 。 使 用 不 同 种 类 流动 


FAN SAE ie i A AE 
谱 联 用 仪 . 液 相 色谱 - 超 临 界 流体 色谱 
联 用 仪 .气相 色谱 - 超 临 界 流 体 色谱 联 
用 仪 和 液 相 色谱 - 薄 屋 色谱 联 用 仪 
等 等 

HEB ESET multi-dimensional 
fluorescence spectra sp RR = HEAR 


| 谱 或 总 发 光 光 谱 。 与 普通 荧光 光谱 不 


同 点 在 于 它 能 提供 激发 波长 和 发 射 波 
长 同时 变化 时 的 荧光 强度 信息 。 有 两 
种 图 形 表 示 :等 角 三 维 投影 图 (isomet- 
vic three-dimensional projection) 和 等 高 
线 光 潜 图 。 前 者 是 一 种 直观 立体 图 ， 
Sl Bip X,Y,Z Ha BAEK 
激发 波长 和 荧光 强度 ;后 者 以 平面 坐 
标的 横 轴 表 示 发 射 波长 a 
发 波长 ,平面 上 的 点 表示 由 两 个 波长 
决定 的 莞 兴 强 度 ,等 高 线 上 的 荧光 强 
度 相 等 。 包 维 荣 光 光 谱 可 以 在 普通 荧 
光 计 土 ,通过 保持 一 定 的 启发 波长 增 
R ,重复 扫描 发 射 光谱 ,再 采集 数据 作 
图 得 色 ; 或 利用 电视 荧光 计 (videofa- 
orometer) ,采用 儿 色 光照 射 样品 ,应 用 
二 维 多 道 检测 器 检测 菠 光 信和 号 ,用 计 
算 机 实现 实时 采集 数据 作 图 得 到 。 它 


1 不仅 可 用 于 多 组 分 混合 物 的 定性 和 定 
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Baer EA Ae Pb i te x A) 
技术 上 所 于 环境 监测 .法 庭 判 证 和 临床 
的 辅助 诊断 等 。 

SAHE unified chromatograph 
Bait iTS a RE 
EP EE AH ETRE RE k 
色谱 分 析 运 行 中 ,改变 流动 相对 同 - 
样品 依次 进行 两 种 类 型 的 色谱 操作 的 


SARC. 这 种 新 型 的 名 用 色谱 


仪 , 仅 利用 一 个 六 通 韦 换 疯 选择 使 托 
不 同 的 流动 相 和 采用 不 同 的 检测 器 进 
TRH ,其 结构 简单 叉 便 寺 操 作 。 因 
为 全 部 组 件 都 安装 在 一 个 柱 箱 内 , 当 
从 一 种 色谱 方法 转变 成 苍 … 种 色谱 方 
法 时 ,减少 了 转变 上 时间 ,从 而 限制 了 色 
谱 峰 的 展 宽 . 
务 元 配合 物 polybasic complex 

由 三 种 或 种 以 二 组 分 形成 的 配合 
H. 包括 二 元 混 配 配合 物 , 三 元 离子 


HAW CRM a SRM | 用 后 ， 其 中 某 些 元 素 的 发 光 强 度 误 减 


等 。 但 通常 仅 指 三 元 混 配 配合 物 , 即 | 


措 为 满足 中 心 离 子 配 位 数 要 求 ,由 两 
种 不 同 的 配 体 与 某 种 中 心 离子 形成 的 
配合 物 。 例 如, Mot{ V1) 能 与 NH,OH 
ARE AG 下 形成 三 元 配合 物 。 
形成 二 元 配合 物 的 条 件 是 ; 该 中 心 离 
子 应 能 分 别 与 这 两 种 配 体 单独 发 生 配 
”位 反应 ; 中心 离子 与 -- 种 配 体形 或 的 
配合 物 必 须 是 配 位 不 饱和 的 ， 只 有 再 
与 另 一 种 配 体 配 位 后 才 满 足 其 配 位 数 
要 求 。 泥 本 配合 物 中 的 两 种 配 体 可 以 
都 是 有 机 配 体 ， 亦 可 .个 是 有 机 配 
位, 男 -… 个 尼 无 机 配 体 。 册 十 配 位 反 
应 的 空间 位 阻 效 应 ， 一 种 配 体 最 好 是 
体积 小 的 单 齿 配 体 ， 如 NHOH, 


H,0,、F 等 , 另 一 个 最 好 是 多 傣 配 
hk. HOYT. - 配 体 的 配合 物 而 言 ， 
泥 配 配合 物 更 稳定 ， 不 仪 基 提高 分 析 
灵敏 度 的 一 种 有 效 途 径 ， 且 常常 能 改 
善 其 溶解 性 和 可 蔡 取 性 。 

备 元 紊 空心 阴极 灯 multielement 
hollow cathode lamp 空心 阴极 是 由 几 
个 被 分 析 元 素 组 成 的 一 种 光谱 光源 ， 
优点 是 一 种 光源 可 以 用 于 多 种 元 素 的 
测定 。 电 于 各 元 素 的 蒸发 和 激发 特性 
差异 ， 很 难 使 各 元 素 的 故 电 条 件 同时 


i 都 达到 最 佳 ， 因 此 它 的 发 射 强 度 不 如 


单元 素 空心 阴极 灯光 源 。 由 合金 制造 
的 多 元 素 空 心 阴极 灯 ， 由 于 不 同 元 素 
CPE AAR. BAR Ze Te AAS AE 
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优先 燕 发 ， 导 致 关 极 中 难 坛 射 和 难 挥 
RICH PABA RK, TORR BE 
SR RL, Set Beet ae 


到 很 低 ， 不 能 再 用 。 由 粉末 治 金 法 制 
造 的 多 元 素 空 心 阴 极 ， 效 果 较 好 ， 不 
产生 选择 性 蒸发 。 包 元 素 空 心 阴 极 灯 
驳 是 针对 特定 生产 需要 而 制造 的 ， 如 
用 于 钢铁 工业 的 Cr-Co-Cu-Mo-Ni 多 元 
素 灯 ， 用 十 玻 雯 工业 的 Co-Cu-Fe-Mn- 
Ni 多 元 素 灯 等 。 

多 元 素 无 极 放电 灯 multielement 
electrodeless discharge lamp A% i 
BREA S ASL AIR AL, 通 
过 无 极 改 电 间 时 发 射 几 种 被 调 元 素 特 
征 辐 射 的 光谱 光源 。 它 有 射频 和 微波 
激发 两 种 方式 ， 用 100Hz ~ 1006MHz 
PUMA, AEREA, AUR 
小 ; 用 大 于 100MHz BAERS, 
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人 入 光 源 的 功率 转 为 辐射 的 效率 高 输出 
ORBEA (FAA ar ik. AERA TE RE 
下 ,放电 管内 各 元 素 或 化 合 物 均 为 气 
相 ， 不 存在 选择 性 挥发 问题 。 它 的 发 
射 强度 不 如 单元 案 无 极 放 电灯 ,价格 
比 常用 的 空心 阴极 灯光 源 贵 。 

多 元 线性 回归 
regression 
小 二 乘法 拟 合 一 个 因 变 其 与 多 个 自 变 
量 ， 估计 回归 参数 .建立 多 元 线性 回 
归 方 程 的 全 部 操作 。 它 在 分 析 测 试 中 
有 广泛 的 应 用 。 

多 元 线性 回归 分 光 光 度 法 ma- 
ple linear regression spectrophetometry 
RAS ARES AR (MLR) 处 
理 测量 数据 的 分 光 泡 度 法 。 在 分 光 光 
度 法 多 组 分 测量 中 ， 吸 光度 测量 数据 
RERE BE Ar (multivariate 
calibration) 处 理 ， 而 多 元 线性 回归 
是 其 中 最 常用 的 方法 之 一 。 该 法 建立 
在 最 小 二 乘法 的 基础 上 ， 一 般 可 分 为 
丙种 类 型 。 第 一 类 是 经 典 最 小 二 乘法 
(classical least squares), tF AKC 
EE K ERE, BD RTC 
RIAA- aR EREL R AE 
H, BORED NTF (inverse 
least squarea) ， 也 称 为 CPA 矩阵 法 或 
PERE, CMA, MCR 
BA-HR ERRERA, B 
省 度 表 示 成 吸光 度 的 函数 。 经 典 最 小 
二 乘法 在 整个 计算 中 需 进 行 两 次 矩阵 
求 道 计算 ， 计 算 稍 复杂 ， 仁 可 利用 全 
波谱 的 数据 。 而 遂 最 小 一 乘法 仅 需 进 
行 一 次 矩阵 求 逆 计 算 ， 但 波长 数 的 选 
择 受 到 严格 的 限制 。 总 的 说 来 ， 多 元 


multivanate linear : 


又 称 多 元 线性 拟 合 。 用 最 | 


线性 回归 分 光 光 度 法 是 一 种 常 采 用 的 
也 是 较 方便 的 多 组 分 分 析 方 法 ,但 当 
组 分 波谱 间 重 普 严 重 时 ,采用 此 法 将 


| 引起 共 线 性 问题 ， 系 数 和 矩 阵 易 呈 病 


态 ， 甚 至 得 不 到 合理 解 。 对 于 此 情 
说 ， 目 前 忆 有 败 回 昭光 彰 法 、 加 轰 族 
元 线性 回归 光度 法 和 逐步 凶 元 线性 回 
归 光 度 法 提出 。 

PIES ER AHS sweeping 
degas by inert gas FU CARH) 
中 的 惰性 气体 (通常 是 氮气 ) 缓慢 
而 均 义 地 通 人 流动 相 容 器 中 ， 毛 气 分 
子 将 其 他 气体 分 子 置换 和 顶替 出 去 ， 
而 它 本 身 在 溶剂 中 的 溶解 度 及 很 小 ， 
微量 氨 气 所 形成 的 水 气泡 对 检测 
无 影响 。 
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FER BS By 


MMSE. RAS MAHAR X 
SEMI BE. WOT FAP lon Rak 


学 状态 。 在 X 射线 光电 子 能 谱 分 析 


H, 由 于 某 些 元 素 的 结合 能 随 化 学 环 
境 的 变化 很 小 ， 难 以 有 效 地 进行 化 学 
价 态 分 析 ， 而 可 以 利用 俄 软 参数 来 进 
THERM aT. AAR 
及 的 三 个 能 级 的 化 学 效应 ， 共 化 学 效 
应 出 结合 能 的 变化 明显 ， 而 俄 歌 参数 
的 化 学 效应 比 俄 软 动 能 还 要 明显 些 ， 


- 外， 局 歌 参数 可 以 消除 荷 电 效应 的 影 
响 ， 因 此 对 荷 电 样品 就 不 需要 进行 荷 
电 校 准 。 

BEET Auger electron EAR RE 
发 射 过 程 中 所 产生 的 电子 。 当 原子 的 
内 屋 能 级 受到 电离 而 产生 下 空 穴 时 ， 
由 平原 子 受 激发 而 不 稳定 ， 遂 有 较 外 
屋 的 电子 向 内 层 的 正 空 穴 填充 ， 在 此 
JCA ah FP EE Be E R 
BM, Ame 5 Spa TAR, Ep 
Bria RR A ARAL AES 


激发 所 采用 的 光子 或 电子 的 能 量 无 | 


关 ， 仅 与 所 涉及 的 能 级 在 关 ， 可 以 通 
过 多 种 途径 激发 来 产生 俄 葡 电 子 ， 如 
光子 、 电 子 和 离子 。 在 表面 分 析 中 最 


Auger parameter = aE . 
能 量 的 光子 辑 照 下 ， 能 谱 中 最 强 的 俄 
MAM MMA RR | 


Fe LE RK Ha PH FE 
激发 产生 的 。 

BRET Auger electron yield 
HATA A RS Tt PE F 
SAM, APRPERRMPRBE, 
BASCOM MT ll ARR as 7c 
充 ， 在 此 退 激 发 过 程 中 必然 伴随 着 能 
量 的 释放 。 共 和 酚 放 途 径 上 月 二 种 ， 一 种 
是 发 射 X 射线 ， 而 另 -… 种 是 发 射 俄 


| KET, RRA A Bd BAY ke 


PRAM. RIU RIRE 
的 能 量 和 原子 序数 有 关 ， 低 原子 序数 
BU TARA Re PETES 
BY] Nek aie J PRA. 

fe Sk FO BE i Auger electron 
spectroscopy; AES WAM EREE 
THRE A TT ES A 


”成 等 有 关 信 息 的 技术 。 俄 软 电 子 能 量 
因此 可 以 用 米 进行 化 学 态 的 分 析 , 作 
为 化 学 位 移 进行 价 态 分 析 的 补充 - 此 : 


较 低 ， 在 样品 中 射程 很 得 ， 故 俄 网 电 
子 能 谱 法 非常 适用 十 样品 表面 Inm 
厚 立 层 以 内 的 物质 研究 和 分 析 ， 对 单 
分 子 层 物质 也 有 很 好 的 检 训 效果 。 俄 
SKE FARE GA Re 
Peas. ERAS RR iT He ED 
究 ， 是 一 种 常用 的 表面 分 析 方 法 ， 与 
离子 枪 结合 还 可 以 获得 深度 剖析 的 信 


| 息 ，、 同 时 它 可 以 分 析 除 和 氨氮 以 外 的 所 


有 元 素 。 与 射线 光电 子 能 谱 相 比 ， 
Ta RR, Ae 
子 能 谱 可 以 进行 微 区 分 析 或 进行 线 扫 
拱 或 元 素面 分 布 分 析 ， 非 常 适合 薄膜 
材料 的 表面 与 界面 分 析 。 参 见 从 黑 
电子 条 。 

恤 哑 电子 像 Auger image 用 电子 
东 对 样品 表面 的 某 一 区 城 进行 逐 点 扫 


170 e AR 


H, FUN FRM ERK j 


BPRS Pa G CEA HARAR 
PERE HSER, PER RPE di ae ii fe 
的 显 徽 图 像 ， 对 样品 基 一 区 域 进行 逐 
点 扫描 ， 癌 时 分 析 俄 软 劲 能 从 而 获得 


PRICK OM SNR. SRA | 
| ES, (EAE SLE RER AOR HK A 


KEREKET EE ah TERK 


仅 与 元 素 的 分 布 有 头 。 该 方法 获得 的 ， 


HiRes RR, HP 
小 于 3nm。 A fire Fok AR ES 
RIE FAR a il 3 BE AT A E 
到 LOnm 

BEIDH Auger kinetic energy 
RMR PRR. AAA A 
SIE Se 2 REC. SAR 
子 激发 过 程 所 涉及 的 原子 轨道 的 结合 
能 有 关 ， 是 放 子 性 质 的 特征 能 量 A 
此 可 以 根据 俄 歇 电子 的 动能 直接 鉴别 
FOR. ARKH eA ESTAR 
扫 道 的 结合 能 减 去 两 个 外 层 轨道 的 
结合 能 。 

俄 软 化 学 位 称 Auger chemical 
shift 因原 子 化 学 环境 变化 而 引起 的 
RARER AEE. KEE, RKE 
党 位移 的 值 就 是 样品 中 某 一 俄 歌 蚌 迁 
电子 的 能 量 减 去 纯 元 素 的 相同 俄 歇 牙 
证 电子 的 能 量 。 俄 歌 化 学 位 移 是 俄 软 
电子 能 谱 进行 化 学 状态 分 析 的 主要 手 
段 之 一 。 一 般 来 说 俄 歌 化 学 位 称 的 大 
小 可比 XPS 的 化 学 位 称 大 得 多 ,但 
其 能 量 分 辩 率 稍 差 。 理论 上 ， 其 值 与 
心软 过 程 所 涉及 的 三 个 能 级 的 结 音 
化学 位 称 有 关 ， 一 般 可 以 用 三 个 影响 
因素 来 描述 ， 按 其 影响 大 小 分 为 电荷 
势 效应 ， 电 负 性 效应 以 及 原子 弛 


| probe 


BRU 

8 Br ik See Ry Auger chemical 
effects AES BS SARS] ENR 
FRAC EE. ARR A A 
SARE ARR IE AE IL. ELR 
的 化 学 环境 发 生变 化 后 ， 由 于 电子 的 


小 变化 ， 就 形成 了 化 学 位 移 。 同 时 ， 
由 于 电子 相互 作用 ， 尤 其 是 多 电子 过 
程 ， 不 仅 会 影响 能 量 的 变化 ， 还 会 影 
Wel ARERR TE JLB REE, HAG AER 


, AUR EA) os LE Bh Ee 
: 有 关 。 此 外 .由 于 电子 态 的 改变 ， 其 
| 守 歌 峰 的 形状 也 会 产生 很 大 的 变化 ， 


这 就 是 被 睦 线形 的 变化 。 鼻 葡 化 学 效 
算是 非常 普遍 的 ， 并 包涵 了 大 量 的 化 


， FRR. BE- -MAREE TAERA 
| 析 中 较 少 利用 其 化 学 效应 ， 主 要 原因 


是 其 解释 很 复杂 以 及 没有 标准 数据 可 
以 参考 。 
傻 积 基体 效应 Auger matrix effects 


| BEFRA RE ETER 


CHERA ih a. ME ae 
ORR RH) 改变 ， 而 不 是 因为 化 
学 键 或 浓度 改变 而 导致 俄 葡 谱 《或 
线 型 或 信号 强度 ) MEAE. R 
歌 基体 效应 的 影响 因素 复杂 ， 很 难 用 
-种 表达 式 来 描述 。 一 般 对 信号 强度 
的 影响 较 大 ， 对 俄 歌 线形 的 影响 主要 
是 使 峰 形 搜 宽 以 及 峰 形 不 对 称 ， 但 一 
般 不 影 啊 峰 的 位 置 . 

RBM sean Auger micro- 
Fe A) FRA SS 
面 图 像 的 一 种 方式 。 主 要 利用 俄 歌 电 
子 能 谱 仪 的 电子 束 对 样品 表面 进行 逐 


me pI 


点 扫 撒 ， 则 时 利用 俄 软 电子 能 谱 的 能 
量 分析 器 对 每 个 样品 点 发 射出 的 俄 坎 
电子 的 能 量 进 行 分 析 ， 这 样 就 可 以 蓝 
得 元 素 的 信号 强度 与 样品 位 置 的 关 
系 ， 在 计算 机 上 就 可 以 获得 与 电镜 蟹 
片 类 极 的 图 像 。 与 电镜 相 比 ， 该 图 像 
避 表 示 元 素 分 布 或 化 学 价 态 分 布 的 信 
A, SEREREK. 

REAR ES BH Auger depth resolu- 
tion 
A. ERBRRFRRET HER A 
RAM eS, ee Anes 
关 。 在 实际 应 用 上 ， LAR 
的 两 种 介质 间 的 理想 锐 界 面 的 信号 从 
6 名 增 大 至 84 名 时 的 深度 范围 来 济 
定 。 埋 论 上 俄 葡 的 深度 分 辨 率 很 高 ， 
可 达到 ~2am, (ARS RHR 
HAMAR TRIAS ABS SH 
其 有 不 同 程度 的 降低 。 

FROZE SPH Auger depth analy- 
sis A UPS ELIA RA A AE 
品 表面 原子 层 ， 同 时 或 安 普 地 利用 俄 
区 电子 能 谱 进 行 元 素 强 鹿 的 俄 加 分 
析 ， 这 样 可 以 获得 元 素 沿 深度 方向 的 
分 布 情况 。 利 用 俄 软 的 化 学 效应 ， 还 


可 以 获得 化 学 价 态 沿 深 度 方向 的 分 布 | 


情况 。 是 分 析 薄 膜 材料 界面 的 最 有 效 
方法 。 和 在 普通 的 深度 分 析 中 通常 采用 
Ar 离子 枪 作为 溅 射 源 ， 与 同时 分 析 
相 比 ， 利 用 交 硅 的 方式 进行 俄 歌 信号 
前 收集 ， 具 有 更 高 的 深度 分 辨 能力 。 
为 了 提高 深度 分 析 的 准确 性 ， 降 低 离 
子 东 对 样品 的 启 占 效应 和 择优 溅 射 效 
应 ,应 该 适当 提高 离子 束 的 溅 射 速率 
MERAS. TERATE 


REE AEE OAR ES | 


| 射 不 均匀 的 效应 ， 应 尽 可 能 提高 离子 


RATS. 

eRe ISR Auger line acan 是 
FE A, TBE EA — PS 
Hl. ER BART RAE mE 
面 某 一 直线 方向 进行 扫描 ， 同 时 利用 
能 量 分 析 器 获得 特定 能 量 的 俄 软 电子 
的 信号， 这 样 就 可 以 获得 俄 歌 信号 强 
度 沿 着 样品 表面 某 指 定 线 的 分 布 图 。 
线 近 描 分 析 对 研究 样品 的 徽 区 以 及 大 
范围 的 元 素 分 布 分 析 很 有 效 ， 其 最 高 
分 辩 率 取决 于 谱 仪 的 空间 分 辩 率 。 

FRR Auger line shape XÆ 
PRE ATE. fe OTP ae BRR A 
10 ~ 30 eV HAHAHA RKB AH, 
以 得 到 精确 的 峰 位 和 好 的 峰 形 。 常 用 
在 测定 化 学 位 称 ， 或 者 进行 一 些 数据 
Shee, GON. GEE, PRE AT 
等 。 在 俄 软 线 形 中 包含 了 大 量 的 化 学 
信息 ,因此 是 一 种 很 有 用 的 信息 。 一 
般 可 以 通过 扣 背 景 的 方法 把 俄 输 线形 
从 背景 信号 中 提取 出 来 ， 再 通过 一 些 
数据 处 理解 析 册 化 学 信息 。 

MRR Auger map 显示 来 自 某 
特定 元 素 的 俄 软 电子 在 样品 表面 发 射 
位 置 的 二 维 像 ,一 般 是 由 人 射电 子 东 
在 样品 表面 做 光 思 式 扫描 ， 同 时 记录 
fA S BRR RRR 
号 强度 ， 这 是 -一 种 元 素 分 布 像 ， 其 分 
洲 率 取决 于 仇 歌 电子 能 谱 仪 的 空间 
分 辩 率 。 

俄 炽 效应 Auger effect #K AH 
离 效 应 或 预 电离 效应 。 指 不 子 避 激 
后 ， 所 发 射 的 特征 X 射线 未 被 发 射 
出 去 ， 而 在 原子 内 邵 被 吸收 ， 进 一 步 


Alb Ha BG Ft PE Ae i al, MKA 
辆 射 迁移 或 内部 转换 ， 当 高 能 量子 . 
如 电子 、X 射线 光子 或 质子 与 原子 磁 


擅 ， 将 其 内 慷 电 子 击 出 时 ， 所 产生 的 | 


空位 必 为 较 外 层 的 电子 所 补充 ， 并 释 
帮 出 迁移 能 其 。 苛 这 部 分 能 量 以 光 的 
形式 发 射出 来 ， 则 这 种 退 激 过 程 称 为 
辐射 路 迁 ， 发 出 的 X 射线 称 为 特征 X 
射线 ;车 退 激 讨 程 不 发 射 光子 ， 而 是 
将 能 基 传 给 为 电子 使 之 电离 ， 则 这 
AGE BT BPR ART, Be AH 
TRARKE SF. Alt, RAGE 


AARNE, BPR XM | 


射线 互相 竞争 的 过 程 。 

MEE Sia Auger signal inten- 
sities TELARC REHEAT P BD 
dN (E) /dE, (eS oR EAR RE 
x WEIS BE Bt, TE ER SP EBV 
CE) 谱 中 心 欢 信 和 号 强度 用 背景 以 上 
的 俄 歌 峰 高 或 峰 面 积 度 量 。 在 现代 的 
俄 软 电子 能 谱 侈 中， 积分 方式 已 经 成 
AERA. RATS Bi 
复杂 的 参量 ， 与 原子 的 电离 截面 、 数 
RE., REJE., ME LH 
含量 、 电 子 束 强度 等 有 关 。 一 般 难以 
ASX ERMA RBA, 

RERE Auger wansition 产生 
ROT SHEE, HAST 
AE (轨道 ) 来 表示 。 第 一 个 字母 
表示 含有 初始 空位 的 过 屋 ， 后 两 个 字 
RA SA ARK ANT EREE 
(40 KLM 和 上 LMN)。 涉 及 键 全 电子 
时 、 副 采用 字母 YY (如 KYY) 表示 ; 
涉及 的 某 一 壳 层 为 已 知 时 ,用 下 标 表 
示 CW KLL); 更 为 复杂 的 俄 歌 过 


程 〈 如 多 重 初始 电离 和 其 他 电子 激 
发 ) 可 用 一 划 线 【如 LL-VV 和 K- 
YYVY) 将 始 奏 和 终 态 出 开 来 表示 。 
当 俄 于 过 程 涉 及 来 自 与 初始 空位 同一 
主 沉 层 的 电子 时 {如 LLM), RA 


| 科斯 特 尔 - 充 隆 尼 鼻 财 迁 。 若 两 个 电 


子 均 来 自 与 初始 空位 主 基 子 数 相同 的 
Sti (如 MMM), WK AB 


特 尔 - 克 E E 和希 super Coster- 
Kronig FRE. 
额定 波长 nominal wavelength 3% 


PARSE EIA TL PER BE A AE BB 
称 为 额定 波长 。 此 波长 两 边 的 辐射 强 
度 都 迅速 降低 。 额 定 波长 前 、 后 两 


边 , 辐射 强度 等 于 二 狐 定 波长 强度 处 


的 波长 范围 称 为 详 带 宽度 或 通 带 。 

MMR EAH foul odor anal- 
ysis method JE SLAERIR BE. LEA 
HARM, HRR EL x 107° 
级 ,一 般 在 1 x 10°, REAR 
度 和 复杂 的 成 分 ， 单车 化 学 法 或 某 一 
种 仪器 监测 往往 得 不 到 满意 的 结果 。 
Bun AT Pe A, AERA 
用 仪器 法 和 嗅觉 法 ， 二 者 相互 补充 。 
WAR. GL. PR. P 
BR. SFR. oR. LERE 
ZS 8 种 物质 作为 控制 对 象 ， 并 用 
仪器 和 专家 组 进行 测定 。 

用 仪器 监测 一 般 包 括 采 集 、 浓 缩 、 
气相 色 详 、 分 光 光 度 法 等 手段 ， 扯 由 
FRE RRS Ak Re 
成 的 损失 ， 会 使 油 定 产生 很 大 的 独 
i. HERR Mo (ee 
情况 于 如 此 ， 采 用 测定 各 种 组 分 的 


BLZ er 173 


方法 工作 量 太 大 ， 也 难以 收 到 预期 的 
效果 。 此 时 可 以 利用 人 的 嗅 党 进行 恶 
臭 物质 的 官能 实验 测 出 恶臭 的 流 度 。 
官能 实验 的 结果 以 自 气 深度 或 臭 气 指 
数 表 示 。 晃 气 浓 度 不 是 物质 的 浓度 ， 
而 是 根据 人 的 嗅觉 来 决定 的 一 种 无 计 
重 单位 的 数值 。 其 关系 式 为 了 = 10, 
AF, 了 为 自 气 浓度 ; x 为 稀释 倍数 
的 对 数值 。 


WM athracence 


分 子 式 Cys H oa 


COO 无 色 针 状 结晶 ， 易 升华 ，| 


ARNE RNR. SAPO, T 
BN ARR AHO. ETK, BS 
TR, AEH, RMP AaAAR 
BR. PEMXPS HN. BEE 

BME. 
aR 
9 


at F xk 


anthraquinone 


0 
MEPS TK A LIA, 2 TA 
BRIAR, MAM OFZ 
E, RET HAMM AKSG 
Ao ARRAS EAMA AY 
原料 。 

MEHE anthrone colorimetry 
一 种 测定 总 糖 含量 的 方法 。 单 糖 类 过 
PA BALA BBE K E RE IT Sy BS 
酮 缩合 成 蓝 绿 色 化 侣 物 ， 在 620nm 
有 最 大 吸收 。 精 的 晤 在 20 ~ 200mg 
AERES IEE, ， 用 葡 莉 糖 标准 
溶液 制作 工作 曲线 ， 求 得 以 葡萄 糖 计 
的 总 糖 舍 晤 。 


CHs0,。 淡 黄色 结晶 ， 


MK. LARKRAASER. 4 
ELRRAEE LARK. CAE 
PREE MTR AR A FT Ba E 
KARERA LRA AA Em 
素 ， 以 肾上腺 素 为 主 ， 交 感 神经 末梢 
PRR RES CRE, CHRE H 
高 血糖 各 游离 脂肪 酸 水 平 的 作用 ， 还 
可 逢 高 血压 。 患 交 驻 神经 系统 肿瘤 
时 ,血液 和 和 尿 中 儿 茶 酚 胺 及 其 代谢 物 
增加 。 

ZEEE diphenyl picryl- 
hydrazy]l; DPPH 一 种 稳定 的 自由 
基 ， 作 为 电子 自 旋 共 振 (ESR) 测试 
时 的 标准 样品 ， 常 用 壮 确 定 样 品 的 & 
值 或 自 旋 数 。DPPH 粉 来 样品 的 8 fh 
为 2 0036。 若 配制 成 萃 湾 液 ， 其 如 
值 海 2. 00354. 


OLN 
SA 
OS ON 

二 次 电池 secondary cell 可 反复 
进行 放电 、 充 电 的 电池 ， 如 钳 蔷 电池 
ALTE AT. UR He BT a 
电话 、 汽车 电源 及 袖珍 家 用 电器 制品 
等 等 ， 用 途 很 广泛 。 

ZAE FRM secondary elec- 
tron multiplier 在 质谱 仪 中 ， 使 微弱 
的 离子 信号 放大 的 装置 。 高 子 挤 击 特 
狐 处 理 过 的 阴极 《又 呀 悄 增 极 ) 表 
面 ， 使 其 激发 出 二 次 电子 ， 在 加 速 电 
压 作 用 下 ， 一 次 电子 定向 运动 吝 击 下 
一 级 电极 ， 激 发 出 更 多 的 二 次 电子 ， 
依 此 类 推 ， 逐 级 增加 ， 可 达到 10 以 


i74 er 


鞋 的 增益 系数 。 
二 次 化 学 平衡 secondary chemical 
equilibria; SCE 大 们 将 能 影响 湾 质 


在 流动 相 和 周 定 相 之 间 的 分 配 平衡 ， 


使 色谱 峰 达到 正 态 分 布 ， 所 采用 的 化 | 
党 平衡 步 豫 ， 称 为 一 次 化 学 平衡 . E | 
| ARN PES TRI (sputtered 


使 色谱 柱 中 某 物 质 的 浓度 或 形态 发 生 
变化 而 影响 分 配 ， 有 效 地 控制 洲 质 在 
流动 相 和 团 定 相 之 间 的 分 配 ， 从 而 达 
到 了 相对 好 的 分 离 。 二 次 化 学 平衡 是 
HPLC 中 完成 复杂 物质 分 离 二 分 有 将 
Ze OR. 

ZZ 4 if second-derivative 
spectrum 2 RETR A, BF 
ADEREN RARE. A 
为 了 便于 峰 的 定位 和 谱 图 的 解析 ， 测 
试 电子 自 族 共 振 谱 时 一 - 般 都 记录 一 次 
微分 谐 。 伍 即使 如 此 ， 有 时 还 是 不 足 
以 多 定 峰 的 位 置 ， 所 以 有 时 要 记录 二 
次 微分 谱 。 

二 次 压 片 法 twice disk method 
又 称 吏 心 压 片 法 ,一 种 红外 测量 酰 用 


的 微量 固体 制 样 方法 。 它 要 经 二 次 压 | 
一 种 是 在 


片 。 有 两 种 制 样 方 法 ， 
13 x Imm Ha — bl, BRAKE 
KELP, HA fOmgnKBr, ,以 1. 034 x 
10 Pa 压力 庄 成 透明 片 ， 再 在 KBr 片 
的 中 心 用 注射 器 针头 控 一 不 穿 透 的 小 
FL, 在 小 孔 中 滴 加 0.1pl RRR, CEST 
外 灯 下 挥 去 溶剂 ， 青 在 小 孔 中 加 入 适 
量 KBr 粉 ， 再 次 庄 片 。 将 压制 好 的 
BARR, AER 
忻 测量 红外 光谱 。 另 一 -种 是 在 一 片 
中 l3mm $ F A) KBr EH EF BH 
中 lmm BSL, # KBr hant, E 


SM ATR, HHP Rm 


后 ， 在 孔 内 再 加 少许 KBr 粉 ， 将 KBr 
片 再 压 -- 次 。 测 量 时 要 用 相应 的 签 孔 


| 挡 片 以 使 光束 促 通过 微量 样品 区 。 


二 次 中 性 粒子 质谱 法 
neutral mass spectrometry; SNMS W 


secondary 


neutral mass spectrometry; SNMS ) 。 
是 广义 的 二 次 离子 质谱 法 的 一 种 。 与 
传统 的 二 次 离子 质谱 法 的 区 别 是 : € 


| 不 是 检测 样品 丙 射 出 的 一 次 离子 ， 而 


是 将 识 射 出 的 中 性 粒子 进行 后 离子 
化 ， 然 后 再 进行 质谱 分 析 。 该 方法 离 
子 化 率 对 原材料 依存 性 《基质 效应 ) 
He}, RRR, BRE Re 
好 。 适合 于 微量 元 素 和 组 分 的 定 
最 分 析 。 

= ARTE Hs two-electrode system 
BST ERA ATR, mE 
EERE GMA (HA, Be 
两 电极 之 间 的 电位 ,但 无 法 知道 电极 
EEEE i TRER, 

ZI% dioxin ERR EHH 
TARR (PCCD) MERRER 
呆 (PCDFs) 的 着 称 ， 是 一 类 具有 高 
SEM = HARM RHE MISH 
物 。 RERE Fe A BR 
同 , 共有 75 个 同类 物 ， 其 中 
2,3,7,8-TCDD(2,3,7,8-tetrachlorod- 
ibenzodioxin ) 7E — PE $ A ME HE HB, 
WLR EULA. KWEA 
HEHE SPRY ARS: ARE. HR SE 
受 损 ， 导 致 胎儿 畏 形 。 

二 级 标准 物质 secondary reference 
material 又 称 为 工作 级 标准 物质 。 


RHET o RA Tk Be SS 
HEPA HE E KI Aa A N tS PE HE 
fA, AFE, Re HE Ale (IE hE 
ma et a ta A AH ST LE A 
要 ， 经 国家 有 关 计 量 主 管 部 门 批准 颁 
布 和 授权 生产 并 附 有 证 书 的 标准 物 
质 。 主 要 用 作 现 场 与 例 行 分 析 的 质 控 
标准 。 

二 级 电离 
-级 离子 再 电离 出 -个 电子 和 一 个 离 
于 的 过 程 ， 称 为 一 级 电离 。 参 见 多 级 
电离 条 

二 级 离子 线 second level ionic line 
在 激发 光源 的 作用 下 ， 册 二 级 电离 所 
发 射 的 谱 线 。 在 光谱 学 中 ， 中 性 原子 
线 用 罗马 数字 表示， 一 级 离子 线 用 
和 表示， 一 级 离子 线 用 肚 表 示 ， 以 此 
类 推 。 

二 极 管 阵列 答 测 器 。 pholodiode ar- 
ray detector; PDA 以 光电 二 极 管 阵 
列 {或 CCD EH), ERR RES) 
作为 检测 元 件 的 检测 器 。 它 可 构成 多 
道道 并 行 工作 ,同时 检 潭 由 光 李 分 
光 ， 再 人 射 到 阵列 式 接受 器 上 的 全 部 
波长 的 信 导 ， 然 后 ， 对 一 极 管 阵列 快 
速 扫描 采集 数据 ， 得 到 的 是 时 间 ， 光 
强度 和 波长 的 三 维 诺 图 。 与 普通 紫外 
检测 器 不 同 的 是 ， 紫 外 检测 器 是 先 用 
单 色 器 分 光 ， 只 让 特定 波长 的 光 进 入 
流动 池 。 而 二 极 管 阵列 检测 器 是 先 让 
所 有 波长 的 省 郁 通 过 流动 池 ， 然 后 通 
过 一 系列 分 光 技 术 ， 使 所 有 波长 的 光 
在 接受 器 上 证 检测 。PDA 可 提供 溶 
质 的 部 分 定性 信息 ， 新 型 色谱 仪 已 开 
始 采 用 这 种 检测 器 代替 普通 里 外 检测 


second level ionizaiion 


E. ERREA., BE. WHE L 
HEHE ALR) RHR a A, Fe 
于 拢 小 等 优点 ; 其 缺点 是 检测 阵列 元 
尺寸 较 太 、 阵 元 个 数 较 少 ， 常 用 的 


| PDA SHR - 维 ， 阵 元 数 为 512、 


1024 +, AY ab EA) SHE PDA 少见 。 
此 外 其 噪声 种 瞳 电 流 较 太 ， 量 子 效 率 
BR, ine Ree RAR. HE 
来 ， 随 着 CCD 检测 器 的 发 展 ，PEA 
fee CCD 所 替代 。 

4,4- 二 甲 基 -4- 硅 代 戊 磺 酸 钠 so- 
dium 4 ,4-dimethy]4-silapentane sulfon- 
ate; DSS Ro PEE RR 


上 AAA A, BERK. A 
: NMR 测量 时 的 内 标 。 使 用 浓度 低 于 


10mg "多 (1%) 时 ， 它 的 CH， 基 
团 可 作 5 (C'H) 基准 ， 而 另外 有 3 个 
EFES CH) 在 0.5~3.2 区 间 
内 ， 埋 在 基线 躁 襄 里， 基本 不 于 扰 对 
试 样 的 观测 。 音 芳 环 的 化 合 物 可 能 与 
它 发 生 拓 水 性 缔 合 ， 可 使 内 标准 信号 
HE 0.1 #08, 

RMT dimeric ion 分 子 离 子 


与 分 子 M 加 成 生成 的 离子 [M] 。 
与 此 类 似 ， 分子 离子 与 多 个 分 子 M 
加 成 生成 的 离子 [M] 称 为 多 
RES. 

ZEK 【 远 ) 程 辆 合同 核 化 学 位 
BHA long range homo nuclear 
two dimensional chemical shift correla- 
tion spectrum; 2D-LR-COSY 利用 
LR-COSY 脉冲 序列 可 以 检测 直到 相 
隔 4 ~ SM MP SBA, HY 
值 在 0 1 ~O.5Hz 之 间 。 基 本 脉冲 序 


i76 er = 


Fly 90° -r -A-o° -4- 全 回 波 采 
样 《6)。 该 法 在 演化 期 林 播 人 一 个 
固定 延 退 14= 们 3~05s) 从 而 延 
长 上 以便 使 了 值 小 的 远程 炮台 的 矿 
化 转移 而 得 到 增强 ， 却 又 减少 了 反 
上 映 ? 了 耦 人 台 的 交叉 峰 。 脉 冲 序列 因 采 
和 集 全 部 回 波 信息 ， 可 减少 这 种 小 了 和 相 
闫 信息 的 损失 ,增加 其 检测 灵敏 庶 。 
因此 提供 了 丰 高 的 耦合 信息。 为 了 请 
PRARZHRANR RE, WH 
ES—M COSY (90°) 谱 相 比较 ， 
从 而 进一步 确证 分 子 骨 架 与 结构 ， 此 
法 在 结构 分 析 中 很 有 用 。 

二 维 等 线 图 
tour plot NA Sia Se RASH. 
是 将 二 维 谱 图 以 类 似 于 以 视图 形式 或 
者 类 似 于 地 图 等 高 线 的 形式 ,将 不 同 
强度 下 的 谱 峰 的 水 平 截面 重 状 在 一 起 
绘 出 的 图 。 这 样 相 互 近似 的 多 个 同心 
图 表示 谱 峰 ， 其 中 心 为 谱 峰 的 位 置 ， 
同心 圈 阐 数 日 多 少 表 示 诺 峰 强 度 大 
小 ， 最 外 凑 洗 示 较 低 截 面 纶 廓 图 ， 而 
内 圈 依 次 表示 强度 增高 的 截面 轮 廊 
图 。 其 优点 在 于 能 较 准 确 读 出 峰 位 ， 
作 图 较 快 。 广 为 采用 。 其 缺点 在 于 有 
时 可 能 会 遗 沁 低 强度 的 谱 峰 。 

二 推 电 子 -电子 双 共 扩 two-dimen- 
sional electron-electron double reso- 
nance; 2D-ELDOR 与 常规 的 电子 - 
a Mh (ELDOR) Af, 测定 
2D-ELDOR 谱 只 需 一 个 微波 频率 源 。 
2D-ELDOR a EK TEI I 90° - 1, - 
90°~ 7T-90° - 4。 在 演化 期 # 内 的 
一 个 进 动 频率 ， 因 在 混合 期 了 内 发 生 
BiH, CHAR. 内 转换 成 另 


two dimensional con- 


一 个 进 动 频率 ， 这 个 过 程 相当 于 电 
子 -电子 双 共 振 。 固 定 了 ， 在 不 同 的 
下 记录 检测 期 的 自由 诱导 训 减 曲线 ， 
再 经 过 两 次 情 里 叶 变 换 就 加 得 到 2D- 
ELDOR 谱 。 与 二 维 相 关 电 子 自 旋 共 
振 谱 (COSY-ESR) Fi, AMBRE 
父 拉 作用 引起 磁化 转移 ， 而 海 森 堡 交 
HEAL SK A REAPER A. Ar 
以 在 2D-ELDOR 谱 中 可 观测 到 所 有 
BAKE RE RM. WA 
FA AAA 36 RS A 
接 确 定海 森 保 交换 速度 。 

一 锥 电子 自 旋 回 波 包 络 弘 调 制 
two-dimensional electron spin echo en- 
velope modulation; 2D-ESEEM 采用 
常规 的 三 脉冲 序列 (90° -r -90° - 
7 一 90° -r- mM), 分 别 改 变 7 
(1) 和 Tt)， 则 所 测定 的 电子 自 
旋回 波 强 度 是 两 个 时 间 t# Ae, Aw 
RM. SUMMER, RASA 
三 脉冲 2D-ESEEM 7. 2D-ESEEM }## 
的 变 叉 峰 表 示 了 属于 同一 电子 自 旅 的 
超 精 细 于 能 级 之 间 的 相关 性 ， 可 以 指 
认 册 不 同 核 引 起 的 超 精细 裂 分 峰 组 及 
确定 超 精 细 耦 合 常数 相对 符号 。 三 脉 
冲 2D-ESEEM 谱 中 ,由 4 的 时 域 谱 
FE LT RAE BY We Pe SE A E aE 
时 间 决 定 ， 而 来 自己 的 频 域 谱 的 峰 
的 峰 宽 由 由 纵向 弛 队 时 间 决 定 ， 所 以 
前 者 的 频率 轴 上 峰 的 分 辩 率 远 远 低 于 
后 者 。 有 关 四 脉冲 2D-ESEEM jf, & 
REAR RRA, 

mE- S 7H two dimensional 
stacked trace plot ”一 艇 -一 维 谱 线 以 
定 错 开 形 式 使 次 紧密 错落 在 一 起 形成 
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KEE VIARI ZER. EA 
HA, RAN. ARTH RAS 
ER, WARR Pr BRAS EM EEE 
B A” ARAE PERE 
HRE, AIEE H i e HT 
置 ， 固 击 较 少 使 用 。 
二 维 核 磁 共 据 谱 
NMR spectra 
质 为 独立 变量 ， 
(FID) 依 导 作 两 次 傅 里 叶 变换 所 装 得 
有 关 谱 学 信息 的 图 谱 , 简 称 二 维 谱 。 
在 PFT-NMR 实验 所 用 的 射频 脉冲 序 
列 中 ,大 为 引入 一 个 独立 变化 的 时 间 
变 基 ,加 上 原 有 采样 时 间 的 变量 n, 
这 样 在 所 获得 的 一 系列 的 时 域 的 FID 
Cay vty ES E Ey BT PS et 
变量 (46,4) 对 这 两 个 时 域 变化 分 
别 作 情 里 时 变换 ,所 获得 的 是 .- 笋 与 
变量 7, 相关 的 -…- 维 谱 图 ,务必 用 二 维 
空间 来 表示 ,。 其 中 半 面 二 维 分 别 是 两 
个 独立 的 频率 坐标 ,空间 第 三 维 为 强 
Rim. DEMIS i BRN 
庶 。 基 常 包 的 二 维 谱 图 是 记录 成 筹 高 
线 图 , 纸 平面 上 的 纵 坐 标 与 槛 坐标 皆 
为 频率 坐标 , 而 垂直 于 平面 方向 上 的 
RES AEA. MEK ae ze 
示 信 和 号 强度 越 强 。 一 维 谱 图 有 时 也 可 
绘 成 堆积 负 ,这 一 繁 一 维 谱 线 以 固定 
错开 的 形式 依次 紧密 错落 在 一 起 形成 
富有 立体 感 的 三 维 图谱 。 
HER ROE A ee 
mensional nuclear Overhauser effect 
spectroscopy; NOESY {Eh 3" Wait 
Were BL GE, OR 
NOESY, #4 3¢ #4 ti. F Ah ab 


two-dimensional 


iwo di- 


UA | 
ee HR ED 


BERR. 由 于 核 间 交换 了 它们 的 化 学 
位 置 引起 了 核 间 磁化 传递 的 二 维 谱 称 
为 交换 谱 。NOEF 二 维 谱 和 化 学 交换 谱 
所 用 的 脉冲 序列 基本 相同 


- 90° -i -90° -7,, -90° -EE FDC) 


EP., WREE PR oR Ge ae 
的 速率 而 设 定 的 参数 。 所 测 得 图 庶 中 
对 角 线 峰 表 示 体 系 中 存在 着 该 化 学 位 
移 5 处 的 特定 基 困 上 的 被 测 核 , 而 出 
现 的 交叉 峰 表 示 与 其 对 应 的 两 种 基 团 
的 被 测 核 之 间 存 在 着 交叉 训 防 或 化 学 
交换 。NOESY 测量 交叉 弛 瑰 , 确 定 
NOE 效应 ,从 而 可 以 了 解 分 子 内 .分 子 
间 有 关 核 之 间 在 空间 的 距离 ,这 对 于 
研究 生物 大 分 子 中 的 构 型 .构象 极其 
重要 ,而 交接 谱 则 主要 用 于 研究 体系 
中 化 学 基 财 之 各 的 动态 交换 过 程 , 获 
FEIE Be A Te ER, Hy AE Ag HE db, 
等 信息 . 

Z W T i two dimensional 
exchange spectruscopy Zika 
EVRA. 

ZE NMR 谱 的 分 类 
of two dimensional NMR spectra 大致 
可 以 分 3 AK, Bl BA sR 
( 解 》 谱 ， 简 称 了 谱 。 它 将 化 学 位 移 
立 和 自 旋 夺 合作 用 的 大 合 常数 了 分 别 
表述 在 横 誉 标 和 级 坐标 上 。 因 此 也 称 
为 5J 谱 。 在 演变 期 人 和 探测 期 2 之 
间 ， 不 存在 论 合 期 和 混合 脉冲 ， 木 同 
核 的 磁化 之 间 没 有 转移 为 特点 的 实 
验 。 对 计 局 种 核 塞 则 为 同 核 了 谱 ， 而 
对 于 拭 种 核 素 为 异 核 了 谱 。 第 2 类 为 
化 学 位 移 相 关 谱 ， 在 与 所 局 期 间 
存在 混合 期 和 混合 脉冲 ， 不 同 核 的 磁 


elassification 
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化 之 间 有 转移 为 特点 的 实验 。 两 个 频 
率 坐 标 篆 为 化 学 位 称 ， 并 将 指示 其 柑 
信号 之 间 的 关联 ， 因 此 了 世 称 5-8 相关 
谱 。 它 有 3 种 ， 第 1 种, 不同 核 的 磁 
化 转移 是 通过 J REFERERA A 
AW. PRAMAS RRMA. 
2H, AER AE eS EEEE 
移 是 通过 与 中 间 核 x 的 A Re 


传递 的 ， 使 是 中 继 相 和 干 转移 二 维 谱 。 | 


第 3 种 又 有 晤 种 情况 ， 若 不 癌 核 是 通 
TEA TE] BE eB ASE a RC 
相互 作用 ) RZ, EE NOE 相 
关 谱 ; 若是 通过 纵向 矿 化 间 的 化 学 交 
换 来 传递 的 是 化 学 交换 谱 。 第 3 类 为 
FATE. iS AM NMR 是 
EF REFEREE, 用 PFT-NMR 方式 
除了 可 以 利用 单 量子 跃迁 (An = 2 
1) 获得 NMR 信息 外 ,还 可 以 利用 
在 预备 期 建立 的 多 量子 相 十 ， 这 种 实 
验 称 为 二 维 多 量子 谱 。 如 果 探 测 期 接 
收 到 的 不 是 来 卢 所 有 各 阶 重 子 相 干 的 
信和 号 而 是 只 接收 来 自 某 阶 攻 子 的 相干 
的 信和 号， 这 种 实验 为 多 鞭子 滤波 二 维 
W. l Am, | 1 的 名 量子 贱 迁 的 脉 
冲 序列 来 获取 特定 的 NMR 信息 ， 这 
SMF RIL ER, 

— NMA if ip E S AS Ae R 
pulse scheme about two dimensional 
spectra 二 维 NMR 谱 脉 冲 序列 ， 总 
体 上 上 以 时 间 顺 序 的 先后 可 分 为 4 个 时 
期 : 预备 期 -演化 期 -混合 期 -检测 其 。 
项 备 期 是 使 体系 充分 恢复 到 原始 热 平 
BAS, FUG EMS MRR. Wik 
Fa DP ae IL aK OP A 
使 之 处 于 非 平 衡 态 。 演 化 期 也 称 发 展 


| 期 ， 根 据 研究 的 目的 设计 顺序 变化 的 


ATS GEA t). 混合 期 CR 
a) 于 演化 期 末 的 NMR 有 关 信 息 创 
建 一 个 信号 检 出 条 件 ， 当 演化 期 末 的 
信息 已 可 以 检测 时 ， 可 不 用 混合 期 ， 
因此 它 的 存在 视 二 维 湾 实 验 目的 而 


1 fo RR CGEA) 则 是 以 通常 


方式 采集 FD 信息 。 

二 维 谱 图形 表示 法 form of chart 
expression about two-dimensional spec- 
tra ES Pe eo HER 
等 高 线圈 、 剖 面 图 与 投影 图 4 种 。-- 
维 谱 图 是 以 平面 上 表示 某 频率 域内 的 
信号 强 谋 与 相应 频率 的 关系 。 二 维 谱 
则 应 表示 性 质 不 同 的 两 个 频率 域内 的 
信号 强度 与 相应 频率 的 关系 。 因 此 ， 
一 个 二 维 谱 的 图 形 原则 上 应 以 三 维 立 
体 空 间 表 示 。 为 此 可 采用 堆积 图 、 等 
高 线 图 来 表示 ， 最 常用 的 是 等 高 线 
图 。 另 有 前 面 图 和 投影 图 ， 可 从 中 获 
了 更 详细 的 信息 。 为 详细 了 解 有 关 峰 
的 频率 、 振 幅 、 话 形 等 定量 结果 ， 常 
专门 将 其 用 分 离谱 (如 一 维 图 谱 } 
逐一 表示 ， 此 即 章 面 图 ( eross-sec- 
tions) 。 绝 大 多 数 剖 面 图 的 频率 维 平 
行 于 某 一 此 率 轴 。 少 量 的 由 与 频率 轴 
成 45” (RB SH). BES 
(projections) 是 对 一 定 频 域内 的 所 有 
剖面 图 ， 按 频率 将 所 有 信和 号 强度 分 别 
进行 积分 所 得 的 图 。 参 见 二 维 堆积 图 
条 、 二 维 等 线 图 条 。 

二 维 色 谱 法 two-dimensional chro- 
matography FA HB A E a 
Rm, 中 间 转 向 展开 {平板 色谱 ) 等 
手段 ， 使 样品 间 时 或 先后 在 两 个 不 同 
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色谱 体系 上 进行 分 离 的 色谱 方法 。 
二 雏 天 然 丰 度 双 量子 转移 实验 
two dimensional-incredible natural abun- 
dance double quantum transfer experi- 
ment; 2D-INADEQUAE 7E—4E KR 


ESETRE EN, HELE | 


子 相干 的 脉冲 部 分 是 准备 期 ， 随 后 的 
A BRB tt HA 4, 以 建立 双 量 子 频 率 


W, RASC TOENA RETE n 期 


SE UES BRE. 经 最 后 一 个 
各 "脉冲 作为 读 肪 冲 合 2 期 间 检 测 出 


域 分 别 为 双 胃 子路 迁 频 率 与 SC 化 学 


位 移 。 因 为 两 个 "C RAT ARE 
HOM AX 体系 ， 它 公有 的 双重 子 膝 “| 


秆 的 频率 等 ATAA" C 的 化 学 


位 移 的 和 ， 内 此 若 这 两 个 碳 有 具有 完全 | 


相同 的 双 基 地 牙 迁 频率 ， 即 可 确定 它 


们 相 邻 v 根据 此 ,在 2D-INADE- | 


UATE ith, — RA Agg | 
0 谱 中 WHA Mim At i wh Jo fa] FR, X 核 信 号 强度 Ay = 


[FBS RR He T-BAR EO YK ER 
系 在 -- 起 ， 并 一 一 找 出 C 一 人 连接 顺 
FF, 2D-INADEQUATE 实验 是 H 前 
对 3C 谱 指认 ， 确定 有 机 分 子 瑞 骨架 
的 最 有 效 的 方法 。 参 见 天 然 丰 度 双 量 
THEREZA. 

二 锥 同 核 Ja Homona- 
clear two dimensional J resolved spec- 
troscopy FUER BULA W rh Fi ph 
‘通常 是 'H 核 ) 所 在 化 学 基 团 的 化 学 
UBSRA ZH MMA KARMA 
数 的 :类 NMR MR, 


t t 
°, -地 一 180°, - L- AQ (采集 


耿 冲 序列 为 | 


| FID)(5a) 对 于 AX 一 自 旋 体 系 ( 了 = 


SK) 90°, 脉冲 作用 于 体系 ,使 宏 


MAERAH y h E XAAR 
支 横 向 磁化 矢量 A GARE In 
与 Tu 在 平面 上 散 开 ,速度 分 别 为 2T 
Cv, 25/2), 180°, 脉冲 作用 这 两 支 
横向 磁化 矢量 A 与 A, 的 运动 速度 


气相 调换 。 到 达 第 二 个 人 -的 终点 时 
使 化 学 位 移 重 聚焦 ， 并 消除 了 磁场 不 


. : 均匀 性 的 影响 ， 便 有 ; bay =T wt, 
MBSA. Tik FTE, F, MF, 


UR be =ntat,, AREZ J iri 
制 。 在 采样 时 间 的 n 期 间 有 : pu = 


(a —~ wit, ) +2n (vw, $e 5 by = 


(1+ aJt,) +2n(v. +) ,它们 的 
信号 强度 分 别 是 局 oc exp [iC a - 
wit) ] + exp[ iC 2a, — mii] 和 o 
oexp[iCw + of)] - expli(2ap, + 


expli Cm — aJt,)] + exp[i( 2m, - 
wi) ty] ,和 By « exp[i(a + adt) ] + 
exp[i(2av, +a ip], AA, XE 
信号 都 受到 5 RRO, W 


| 制 频 率 为 上 志 ， 经 二 维 传 里 叶 变 换 


后 ， 构 成 与 常规 一 维 谱 相 同 的 以 二 为 
ehh (F BK aly 3 SE HH) RBA 
J 为 纵 轴 CF, 或 w 频率 轴 ) 2D 
谱 , Elw) = (a7 Fas, Inr, F 
mi) Ak HEDE A, A, Elo, 
n) =i nEn iw, F oJ) ahh AH 
振 峰 X A. A TARER, 可 用 计 
算 机 将 数据 旋转 一 个 角度 , 便 可 将 5 


4/327 BR. MS he ARE 
HATE WO ABR RS 
同 核 2D -7 谱 广 涝 应 用 于 常规 谱 中 三 台 
重 登 得 多 的 谱 区 将 化 学 位 格 与 耦合 党 


数 … -分开 , 丰 搓 读 出 ,从 而 寻找 出 基 | 


PAZ AAAS XE A PETER RR 
二 维 相关 电子 自 旋 共振 谱 
mensional correlated eleciron spin reso- 


nance;2D COSY-ESR 与 NMR 的 CO- 


two-di- 


SY 谱 奖 伐 , 对 于 ESR 也 可 测定 COSY | 


HE. RFA AY Bk oP FF Fy 90° -二 一 
90° -5 其 中 心 为 演化 期 ,5 为 检测 
期 。 对 于 每 -组 (5 ,4 ) 都 可 观测 到 
7A ARO H ee ES SER FID) 信号 , 通 
el BA oe A ER BE OY 48 BI COSY- 
ESR 谱 。 在 COSY-ESR 谱 中 , 因 很 名 
套 品 中 电子 - 电 了 个 极 作用 和 化 学 或 
海 森 堡 交换 作用 很 昱 ,所 以 经 常 观测 
不 到 表示 峰 - 峰 相关 的 交叉 峰 。 

二 推 异 核 7 分 辨 计 Heteronuclear 
two dimensional J resolved spectroscopy 
LAX $C H RECA SR FCA AR) EH 
移 为 槛 坐标 CL 核 与 X ERAR 
ZAHRA HE Fux FAAS RA NMR 
谱 。 与 同 核 二 维 上 BRE, foo 
核 是 XX 核 如 ”C 核 ,为 了 保存 J 之 间 
的 信息 ,务必 在 对 (3C) 核 施加 180° 
y 脉冲 的 同时 对 'H 也 施加 180° 脉 
冲 - 一 开 异 核 二 维 了 谱 具 有 对 !H 
不 去 耦 的 碳 谱 全 部 信息 ,但 从 谱 图 上 
RADE RH 6, RBS 的 
数 日 PRED TORRE 


~ 
数 ,区 分 一 CH ,一 CH 一 ， CH - 与 


4 “a 
oN ° 


| 


| 


二 向 色 性 dichroism A 4 Gh fk 
{如 方解石 .电气 右 ) 和 一 些 光学 各 向 
异性 的 介质 其 有 双 折 射 性 一 一 使 人 射 
光 变 成 两 支 特性 不 同 的 光 ; 一 支 仍 保 
持 人 射 光 特 忻 .遵守 光 的 折射 定律 , 称 
之 为 寻常 光 , 以 o 光 表示 ; 另 一 支 光 不 
遵守 折射 定律 ,折射 率 与 o 光 不 一 样 、 
折射 方向 也 不 一 样 , 称 之 为 非常 光 , 以 
e 光 表 示 。 有 些 双 折射 晶体 (如 电气 
石 ) ,对 5o 光 和 和 e 光 的 吸收 率 也 不 局 ， 
这 种 特性 称 之 为 一 向 色 考 。 电 气 石 对 
o 光 有 强烈 吸收 ,而 对 e 光 则 吸收 很 
少 , 所 以 从 电气 石上 晶片 射出 的 光 往 往 
只 剩 下 e 光 , 大 部 分 或 全 部 o HR 
收 而 无 出 射 。 

=ZEBSB7 RRB diactetory- 
seripenol ZB Rte az 
一 ,化 学 名 为 48,15 — ZB -30,7e- 
HEE 7) BOARS. REE 
主要 为 雪 腐 锋 刀 菌 ,其 次 是 表 球 馈 刀 
BAZAR, ERRZHHWAMS 
造血 器 官 ,使 白细胞 持续 减少 ,心肌 病 
变 出 血 , 发 生 胃 肠炎 、 眼 和 体腔 水 种、 
HERD. RN PER eit 
法 和 高 压 液 相 色谱 法 。 

二 元 溶剂 体系 dual solvent system 
作 液 相 色 谱 中 ,由 两 种 不 同 极 性 溶剂 
的 混合 济 被 放流 动 相 的 体系 。 根 据 分 
离 的 需要 ,可 以 选择 不 司 的 洲 剂 或 丙 
种 溢 剂 的 不 同比 便 配 制 出 合适 极 性 的 
流动 相 。 ARM EB. CA 
系 甚至 多 天 溶剂 体系 经 常 使 用 。 


发 fa Ri 


F 
MERIDIA luminescent labe- 
ling reagent 
上 反应 官能 团 的 一 类 发 光 性 分 于 。 对 于 
本 壬 不 发 兹 的 待 测 分 于 ,可 以 用 特定 
的 发 光标 记 试剂 与 之 作用 形成 发 兆 性 
入 生物 ,测定 衍 牛 物 发 光 交 谱 随 待 测 
分 子 浓度 的 变化 可 以 实现 检测 。 发 光 
官能 团 常 用 多 环 劳 烃 .芳香 杂 环 化 合 
ACI RIOR SBOE 
标记 是 液 相 色谱 中 荧光 检测 的 重要 考 
段 ,可 有 性 前 入 后 HERES., BOE 


标记 的 原理 还 广泛 应 用 于 光化学 传 感 : 


器 的 研制 中 


发 光 二 极 管 ligh emitting diode; 


LED 发 光 .- 慨 管 是 注 人 型 电 致 发 光 | 


HEKEI ~ 立 族 化 合 物 半导体 


ASW, MGR RE po Sp 区 发 


H. HAIG ARAN OE 
SRE A HP £6 RE RTI S 
高 强度 "发 光 二 极 管 。LED 的 特点 是 
小 而 轻 、 材 震 . 响 应 速度 快 (10* ~ 
10s) ,寿命 长 { >50000h) . 单 色 性 
好 ,缺点 基 发 光 效 率 不 高 ,有 效 发 光 面 
积 不 天， 

发 光 分 析 法 luminescence analysis 
分 了 或 离子 等 吸收 光 、X 射线 、 放 射 
线 .电子 束 或 化 学 反应 等 能 量 后 ,在 较 
低 的 温度 (4 ~ SOOT) 下 以 紫外 或 可 


见 光 的 形式 发 射 能 量 ， g 
ARMIR REAREN 度 。 发 光 强 度 的 定义 即 为 1= SE g 


Bit. WARMER HTT Ee 


间 时 具有 发 光 基 团 以 及 | 


， 人 性 ,定量 等 的 方法 称 为 发 光 分 析 法 。 


4 


| 根据 所 吸收 的 能 量 形 式 不 同 , 发 光 分 


杭 法 又 被 分 为 光 吾 发光 、 化 学 发 沧 、. 生 
PATEK 射线 荣光 等 。 发 光 分 析 法 
是 生物 化 学 . 生 牺 物 理 的 重要 研究 手 
Be TE PEAY E te in OR AE DNA 测 
序 ,基因 分 析 等 方面 都 有 广泛 的 应 用 。 

E Fé HE HM luminescence spec- 
trometer -MHIS KCER, RBA 
PCR IERE. H RERIBEIRIEIE 
REFTER BEST AR E t 
析 以 及 生物 发 光 分 析 等 。 一 般 荣光 光 
谱 仪 由 光源 、 激 发 单 色 器 、 荧 光 祁 ,发 
射 单 色 器 .检测 器 等 组 成 。 深 液 荧光 
一 般 存 与 激发 光 成 直角 的 方向 测定 ， 
对 于 国体 样品 则 使 用 特殊 峙 件 , 测 定 
与 激发 光 成 一 定 角 度 的 反射 荧光 。 利 
用 荧光 和 构 光 寿命 的 差别 ,通过 选择 
EE OT LOE ES BIE. 

EARTE luminescence quan- 
tum yield 发光 物 质 吸光 后 所 发 射 光 
的 光子 数 与 所 吸收 的 激发 光 的 光子 数 
之 比值 。 在 通常 情况 下 ,发 光量 子 产 
率 的 数值 总 是 小 于 1。 发 光量 子 产 率 
HRA LA a EER ER 
强 。 不 发 光 的 物质 ,其 发 光量 子 产 率 
的 数值 为 零 或 非常 接近 于 零 。 章 原子 
的 引 人 常 会 使 区 光量 子 产 率 减 小 , 磷 
光盘 子 产 率 增加 。 

发 光 强 度 luminoua intensity 一 
个 向 各 方向 发 光 的 点 光源 ,在 菜 一 方 
[ay 8 7c wy 1K A dO 内 发 送 的 光 通 量 
dF, 表 从 了 该 点 光源 发 光 的 强 弱 程 


i182 far 发 站 


JOSE BE AY PB fie Se Ee Bt (cd) ,一 个 点 


光源 向 一 单位 立体 角 内 发 送 的 光 通 量 
为 1 流明 (Lim) 时 , 它 的 发 光 蝇 度 就 是 | 


1 ERB. ALE) CUT AB E 
FAY ta hah E F = 4a, 

发 色 团 亦 称 生 色 
团 ， 指 分 子 中 含有 的 能 对 光 畏 射 产生 
MO AA 下 一 于 跃迁 的 不 饱和 基 
H. AAEH A SET Al 
基 团 成 键 后 ,使 该 分 子 的 最 大 吸收 停 
于 200nm 或 200nm 以 上 , 靡 尔 吸 光 系 
数 较 大 (一 般 不 小 于 5000)。 简单 的 
生 色 团 由 双 键 或 会 键 体 系 组 成 ,例如 ， 

N a“ 

C=C, 
^ N 
—N=N— , —C=C— , 
一 CN 一 等 。 含 有 发 色 轩 的 分 子 
称 为 色 原 【chromogen) 。 

ZED conjugate 
effect of chromophores “44p-F PER 
AMS BS OR, BSE) a 
TARR, TRAD SIR 
& (aon Jt), EE e HHS, 
ASB SLA fe EE), HAR LO i 
光谱 红 称 ， 并 常 伴 有 了 吸收 强度 增 大 。 
共 四 程 度 傅 大， 波长 红 移 愈 大 。 有 具有 
AERTS EREHE (nr 共 
W 也 会 导致 光谱 变化 。 

EHW emission spectra 原子 
受到 电 或 热 的 作用 由 基态 披 洛 发 草 较 
高 的 能 态 ， 返 加 到 基态 或 其 他 中 间 能 
态 时 ， 以 辐射 形式 将 吸收 的 能 量 释 效 
HOR, FERIER., fA Re 
在 整个 宽带 范 用 内 产生 无 任何 细 锐 详 
线 的 连续 光谱 ， 分 子 发 射 的 带 状 光谱 


chromophores 


~ 
C—0 , 
7 


AUT Be TER AR EI 

发 射 光谱 分 析 emission spectrame- 
tric analysis ”利用 试 样 中 原子 或 离子 
所 发 射 的 特征 光谱 《( 原 了 发 射 光 谱 ) 


| 或 某 些 分 子 与 基 团 所 发 射 的 特征 光谱 


{分 于 发 射 光谱 } PERSIE, RK 
检测 元 率 的 存在 和 它们 的 会 量 ， 称 为 
发 射 光谱 分 析 。 其 中 原子 发 射 光谱 应 
ARPA. RASS Bat 
下 列 过 程 来 完成 的 : (1) 将 试 样 转 
变 成 气体 状态 并 油 发 使 之 发 射 光子 ; 
(2) 把 光 辐 射 用 楼 镜 、 光 袖 等 分 光 
仪器 分 解 成 光谱 并 进行 测量 ,测量 的 
WR APR. MABE. Jo, 
(3) 检定 光谱 中 元 素 的 特征 谱 线 的 
存在 与 否 或 测量 其 谱 线 强 度 ， 就 可 以 
进行 定性 或 定量 分 析 。 

法 布 里 - 珀 办 干涉 位。 Fabry-Perot 
interferometer 是 一 种 可 获得 明锐 细 
条 纹 的 包 光 束 干 涉 仪 ， 由 两 块 键 有 高 
反射 它 膜 层 的 平板 构成 。 车 两 块 平板 


| 严格 平行 , 用 有 一 定 尺 寸 的 光源 


{扩展 光源 ) 照射 时 ， 光 在 两 反射 面 
之 间 发 生 多 次 反射 产生 多 支 相 干 的 光 
束 。 在 光 潜 学 研究 和 光谱 分 析 工 作 
H, HR E-P FHH RIERA 
率 ， 适用 于 超 精 细 光 谱 线 分 析 。 两 平 
板 上 的 反射 膜 (RARR) 反射 
率 越 高 ， 透 射 光 形 成 的 干涉 条 纹 也 越 
ER 

法 定 计 和 量 单 位 legal unit of meas- 
urement 由 国家 法 令 规 定 强制 或 推 
Se AM. 1959 年 3 月 22 日 国 
家 发 布 了 -- 批 法 定单 位 ，1984 年 2 
月 23 日 中 华人 民 共 和 国 国 务 院 发 布 


法 fo 183 


T CX FER MR . -实行 法 定 计划 


单位 的 命令 》， 并 颁布 了 《中 华人 民 | 
| 式 , 但 其 基本 原理 相同 。 参见 磁 


共和 国法 定 计量 单位 (简称 法 定单 
HEJ. FL 1991 年 1 月 起 ， 除 个 别 特 
SURES} A FUT BER FASE EE itt 
单位 .法定 计 其 单位 以 国标 单位 制 为 
基础 ， 和 包括 伞 部 国际 单位 制 单位 ， 和 
国家 选 定 的 某 些 非 国际 单位 制 单位 。 
由 这 些 单位 按 数 学 形式 构成 的 组 合 单 
位 ， 以 及 它们 由 SI 词 头 构成 的 悦 数 
与 分 数 单位 都 属于 法 定 计 量 单 位 。 参 
见 国际 单位 制 条 ， 
法 拉 第 常数 


于 96485 C+ mol "|. 法 拉 第 常数 能 通 
过 物理 的 和 化 学 的 方法 由 实验 来 测 
定 ， 测 定 法 拉 第 常数 的 实验 要 满足 ， 
《1) 测定 的 反应 必须 进行 完全 ,， 电 
流 效 率 100% ; (2) 没有 电 括 性 物质 
进 人 或 离开 电解 池 的 样品 仓 。 

FE ABA Faradaic curent 在 
电极 上 由 于 某 种 化 学 物质 的 氧化 或 还 
原 而 产生 的 电流 。 

法 拉 第 定律 ”Faraday's law 
年 由 法 拉 第 发 现 ， 表 述 电 解 过 程 中 通 
过 电解 池 的 电量 和 电极 上 起 了 变化 的 
物质 的 量 之 间 的 关系 ， 即 电解 时 ， 电 
极 上 发 生变 化 的 物质 的 量 m 与 通过 
电解 池 的 电量 O RIF E- 


M 
map? 
AF., 型 为 物质 的 摩尔 质量 ; * 为 电 


Re Ae PF RR 
第 常数 。 


Faraday constant; F | 
法 拉 第 定律 中 的 常数 上 ,定义 为 与 流 ， 
过 1 摩尔 电子 相关 联 的 电量 , IF 等 | 


法 拉 第 天 平 Faraday balance 是 
Re ARO, ASM 


REPER., 

法 拉 第 简 taraday cup 质谱 仪 中 
比较 简单 的 一 种 离子 接收 装置 。 离 子 
东 流 直接 打 到 金属 板 或 阐 状 金属 电极 
(ROMA) 内 ， 再 经 静电 讨 或 


”直流 放大 器 将 电信 和 号 放大 。 


法 拉 第 型 解 调 电流 Faradaic de- 
modulation current KRERET 
作 电 极 受 到 具有 不 同 疾 率 的 两 种 相 瑟 
调制 的 电位 的 作用 时 ， 由 于 与 电极 反 
应 有 关 的 调解 作用 而 产生 的 电流 。 

法 拉 第 型 整流 电流 Faradaic recti- 
fication current ” 当 措 示 电 极 或 工作 电 
极 寺 加 上 外 加 电位 的 平均 数值 为 一 定 
的 任何 周期 性 变化 的 电位 时 ， 由 于 电 
极 反 应 的 整流 性 质 而 产生 的 电流 。 

法 拉 第 旋转 Faraday rotation W 
BUEN (SEB MH) 也 称 为 
法 拉 第 效应 ， 这 时 的 线 偏振 光 的 偏振 


面 发 生 旋转 ,叫做 法 拉 第 旋转 。 


法 拉 第 阻抗 。 Faraday impedance 


1833 : 由 电极 上 的 化 学 反应 (发 生气 化 还 


原 时 因 电 茶 获 迁 和 物质 的 扩散 ) 而 


产生 的 阻抗 。 体 系 的 法 拉 第 阻抗 随 着 


Fe Be ee A PT BE BE BO BE 
化 ， 从 求 出 的 法 拉 第 阻抗 可 以 知道 电 
极 友 应 的 方式 《如 电极 反应 的 控制 
步骤 是 电荷 厂 迁 还 是 物质 扩散 ， 或 是 
化 学 反应 )、 扩 散 系 数 ， 交换 电流 密 
度 以 及 电子 数 等 有 关上 反应 的 参数 。 
法 扬 辣 法 Fajans method HAX 
FERC BY BLT SO BE ARR], LL AgNO, 
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搞定 Cl. Bro, T, CN” FATH 
He, Wm, WRI CLA HFIn 
Beat) AHE m PA AgNO, 滴定 C1” 
时 , 荧光 黄 在 水 溶液 中 高 解 为 荧光 黄 
HAT (M Fi) Za, BERE, 
FE. TSI ea. mA Cl” 


过 量 ，AgCl 演 淀 表面 吸附 Cl 不 吸附 | 


Flo”, EFi RE AU, 溶液 中 Ag” 过 
fit, AgCl 沉 淀 表 而 吸附 Ag' 而 带 正 电 
ti, 吸附 FIn”， 在 AgQ 沉 注 表 面 生成 
MELEAR, AE RBA, 
EAEE anomalous Zeeman 
eect MATILE A AEA A eRe 
ARASH. EF BH p 绕 磁 场 方 
向 旋 进 ， 使 原子 效 得 附加 的 能 量 AL. 


he 
AF =M,g aume = MemnB 


式 中 ,上 #8 是 磁感应 温度 ; M, 是 磁 量 子 
K, BEAJ J-l, 了 -2、-…、- 
J, HR 2J +l 个 可 能 的 取 值 (J 为 内 
BFR): Pa BERET. 在 无 外 磁 
场 时 ， 这 2J +1 个 能 级 是 简 并 的 ， 具 
有 总 角 动 量 r, 所 对 应 的 能 级 ， 而 在 
外 磁场 的 作用 下 分 裂 为 27+1 个 能 级 。 
能 级 分 殊 间 隔 的 大 小 ， 与 磁感应 强度 


裂 的 诸 支 能 级 的 间隔 是 相同 的 ， 优 不 
PAPER BUN SEAS Se AER] Ra, BI 
fi M, (HARI, HART RL 和 和 自 
RATES HA, GABA ST g 
Erm, Mm AF 值 不 同 ， 光 谱 
分 裂 的 间隔 不 等 。 ES RAS 


线 , 由 于 上 、 下 能 级 都 不 是 单 -能 ， 
级 ,跃迁 产生 的 谱 线 就 不 只 是 三 条 ，、 


HBR RE A eR SP OE W Na 


588. 996nm (FSL -3 Pa) Fg if ee 
Fy BYP AE OQ Se ER, Na 589. 593nm 
(PS. -33P3) MRE BRAN 
六 条 谱 线 。 且 由 于 AE 值 不 同 ， 光 谱 
PARETE. 

反常 散射 anomalous scattering TE 
实际 原子 中 ， 由 于 电子 受 原 子 核 东 
oR, Boho X 射线 的 散射 能 力 与 
上 由 电子 有 所 不 同 而 造成 的 相位 移 ， 
在 计算 原子 散射 因子 时 ， 一 般 依据 下 


ARER: 原子 是 静止 的 ， 位 于 基 


态 ， 散 射频 率 远 大 于 原子 内 部 转移 频 
率 ， 核 外 电子 密度 分 布 为 球形 对 称 ， 
电子 的 结合 能 远 比 X 射线 光子 的 能 其 
小 ， 电子 对 处 射线 的 散射 能 力 如 同 自 
由 电子 。 当 考虑 反常 散射 时 ， 原 子 的 
散射 因子 要 用 复数 表示 
faforfi +” 

式 中 , fo 是 无 反常 散射 时 的 原子 散射 
AF: f' 和 了 分别 是 反常 散射 引起 的 
实 部 各 虚 部 作 正 其 ， 它 们 的 数值 随 天 
人 射 半 射线 该 长 的 变化 而 改变 ， 在 吸 
收 限 附 近 ， 它 们 的 数值 最 大 。 利 用 肥 
FS RTF LAB Se a PRT PE A ih E 


| 的 绝对 构 型 ; 通过 多 波长 技术 和 同 蝇 
REE, BEF gxsB。 从 同一 能 级 分 | 


置换 法 相 结 合 ， 还 可 以 破解 相 角 问 
题 ， 得 到 供 进 -- 步 修正 用 的 初始 晤 位 
结 梅 。 

后 常 散射 法 anomalus scattering 
method 用 XX 射线 衙 射 法 研究 晶体 结 
构 时 ,利用 原子 的 反常 散射 效应 测定 
非 中 心 对 称 的 晶体 中 手 性 分 子 的 绝对 
构 型 的 方法 。 也 包括 利用 肥 常 散射 数 
MEAP AR, RAS 
法 破解 相 角 问题 ， 调 定 晶 体 结构 等 。 
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如 : 根据 反常 合 射 的 原理 ， 以 可 调节 
波长 的 同步 辐射 为 人 射 光源 ， 可 以 利 
用 多 波长 技术 测定 晶体 结构 。 因 为 对 
于 同一 个 原子 而 言 ， 
和 大 小 依 顿 于 入 射 X 射线 的 波长 ， 用 
不 同 波长 的 X 射线 作为 人 射 光 源 收集 
衔 射 数据 ， 同 一 个 晶体 就 相当 于 多 个 
SEAN RATE ADR, AEREA 
理 所 得 的 多 套 往 射 数据 ， 就 可 推 得 初 
始 的 晶体 结构 。 


反 冲 洗 backwash 在 对 离子 交 模 | 


PETA SAT, A FE be ea eee 
进行 水 冲洗 的 操作 。 

RRA back flushing technique 
当 需 要 测定 的 一 些 低 壮 点 易 挥 发 组 分 
已 从 色谱 村 流出 后 ,为 进行 快速 分 析 
或 避免 高 沸点 组 分 对 色谱 柱 造成 污染 
WSR ESE A a, wA 
近 福 入口 端 处 的 商 淖 点 组 分 快速 吹出 
柱 外 的 -一 种 技术 。 常 用 于 宽 沸 程 复杂 
样品 的 气相 色谱 分 析 。 在 实际 应 用 
中 ， 常 在 色谱 柱 前 安装 一 根 硕 柱 ， 当 
所 需 被 分 析 组 分 从 预 柱 流 人 色谱 柱 
Ja, SCRUB RH ROCHE. 

il negative peak BRR, 
k. BUTE AEM ROE. ie 
成 反 峰 的 原因 很 多 ， 如 采用 热 导 检测 
器 检测 时 ， 当 载 气 和 组 分 泥 合 牺 的 热 
PRAT RAK BAT RSS HM 
k. EPR ERE th | ER 
E, MRA ARH RT, h 
FART TE A RnS oe Be a; 
TRMA h FB ay. E AF 
电流 过 高 以 及 二 次 热效应 等 都 会 引起 
Mig, 


BRI | 
| 离子 带 相反 电荷 的 离子 。 对 反 离子 的 


BEL BRAN inverse Raman scatter- 
ing; IRS With Bee. 

BF counter ion 离子 对 色谱 
体系 中 ， 离 子 对 试剂 所 提供 的 与 被 测 


EREC ESEMS TERE ERNI 
水 性 电 中 性 离子 对 化 侣 物 。 例 如 ， 对 
亲 水 性 强 的 被 测 阴离子 则 应 选择 朴 水 
性 强 的 有 机 阳离子 作 反 离子 。 

E ($) OBA inverse gated 
decoupling ”施加 辐 申 脉冲 的 时 间 怡 恰 
与 门 整 去 看 相反 ， 在 观测 较 的 观测 瑟 
冲 之 前 ,'H 辐 照 门 是 关闭 的 ， 而 观测 
县 冲 之 后 凡是 开启 的 。 反 转 门 控 去 确 
的 "C 谱 所 获得 的 是 对 'Hd RAS, (a 
RRP (NOE) 受到 抑制 
的 谱 图 ， 因 此 每 个 5C Boy ee, m 
其 强度 则 反映 了 化 合 物 分 子 内 碳 核 的 
相对 摩尔 数 ， 角 于 定量 地 确定 分 子 续 
构 。 参 见 门 控 去 看 条 。 

反 气 相 色 庶 法 inverse gas chroma- 
tography; IGC 反 气 相 色 谱 法 是 以 被 
测 物 质 { 如 聚合 物 样品 ) 作为 固定 


i 相 ,， 将 某 种 已 知 的 挥发 性 低 分 子 化 合 


D GHAT) 作为 样品 注 人 汽化 
室 ， 汽 化 后 由 载 气 带 人 色谱 柱 中 ， 探 
针 分 子 在 气相 和 聚合 物 相 两 相 中 进行 
分 配 ， 由 于 聚合 物 的 组 成 和 结构 的 不 
同 ， 与 探 针 分 子 的 作用 也 就 不 局， 选 
择 合 适 的 检测 器 ， 检 测 探 针 分 子 在 聚 
合 物 相 中 的 保留 值 ， 带 此 研究 合 合 物 
与 探 针 分 子 以 及 聚合 物 之 闻 的 相互 作 
用 参数 等 。 在 高 率 物 的 研究 中 得 到 广 
泛 的 应 用 。 气 相 色 谱 法 的 原理 和 计算 
公式 等 均 适 用 于 反 气 相 色 谱 法 。 
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反射 定律 reflection law 
两 种 介质 的 界面 {例如 空气 -发 璃 界 
i) 时 . 会 发 生 反射 。 在 平滑 光洁 的 
界面 主 ， 泡 的 反射 遵循 反射 定律 : 人 
射 光 线 与 反射 光线 分 列 界 面 法 线 {在 
人 射 点 与 分 界 而 垂直 的 直线 ) 两 侧 、 
AIDER SRA IDEA CARA) 等 


于 反射 光线 与 法 线 的 来 角 CRATER). j 
而 且 入 射 光线 ， 法 线 、 上 反射 光线 三 者 | 


在 同一 平面 上 上。 
反射 光谱 reflection spectra A $} 
光 在 样品 表面 反射 所 得 的 光谱 。 红 外 


光 首先 经 第 一 块 平面 反射 镜 反 射 到 这 | 


焦 反 射 镜 ， 再 反射 到 样品 表面 .从 样 
品 形 面色 射出 来 的 区， 再 经 聚焦 利平 
HRSA STS SAR ee. 
射 光谱 通常 在 样品 的 最 大 吸收 处 附近 
有 最 大 反射 ， 而 呈现 反射 光谱 。 利 用 
反射 光谱 可 以 测量 品 体 的 一 些 光学 参 
数 ， 对 不 溶性 涂 层 ， 当 被 涂 金属 有 足 
够 的 反射 春 时 ， 皮 射 光谱 特别 适合 于 
金 局 表面 的 涂料 分 析 。 

RANE reflexion grating 由 一 给 

匀 排 列 ， 具 有 精密 刻 制 的 等 间距 等 
宽度 狭 儿 或 反射 平面 构成 的 光学 元 
件 ， 能 将 复合 光 色 散 为 按 波 长 排列 的 
光谱 ， 这 种 光学 元 件 称 为 光栅 。 前 者 
称 为 透射 光栅 ， 后 者 称 为 反射 光栅。 

RRM miro 用 玻璃 或 金属 制 
成 ,具有 一 定 面 形 (平面 形 或 曲面 形 ) 
可 使 人 射 光 线 发 生 反 射 的 光学 元 性 。 
为 了 提高 反射 能 力 , 遂 常 在 精 组 掀 光 
过 的 镜面 上 锌 有 高 反射 能 力 的 反射 腊 
Fa (ÉE E N, ye E Aa E AR, TEET Ah 


区 用 金 膜 ,等 等 )。 皮 射 镜 不 但 能 使 光 | 


光 投 射 到 | 


线 改变 传播 方向 ,也 能 使 光线 按 要 求 
会 聂 成 像 。 在 分 析 仪 器 中 最 常用 的 有 
平面 反射 镜 、. 蔬 或 凸 的 球面 反射 镜 , 在 


| 高 性 能 分 光 光 度 计 中 还 用 到 特殊 证 形 
| 的 反射 镇 { 如 担 物 面 镜 , 柱 耐 镜 、 椭 图 


HR SEDA FE) 。 如 图 。 
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EHE reflectivity 反映 物质 表面 
对 人 射 光 的 反射 能 力 的 指标 ， 即 能 将 
人 人 射 光 能 量 反 射出 去 的 比例 。 表 而 反 
EAE SRA. SPS RATT 
HRA, 而 旦 与 表面 的 粗糙 度 有 
关 ， 还 与 光线 作 射 第 度 、 人 射 光线 波 
长 值 等 等 因素 有 关 。 为 了 所 高 反射 
率 , 除了 要 挑选 介质 (REE) 材 
St. WBMES, BAIR 


| 当 的 人 射 角 和 人 射 光 波长 。 


反射 球 Ewald sphere 与 倒 易 点 阵 
相 结合 ， 用 于 诠释 晶体 衍射 方向 的 虚 
Hi, MOUS RAM. MEEA A 
的 射线 照射 在 晶体 上 时 ， A X St 
组 人 射 方向 通过 倒 易 点 阵 的 重点 o m 
一 条 直线 ， 并 在 此 直线 上 找 一 点 为 球 
b, UWA AER RP o 点 相交 
的 球 ， 这 个 球 被 称 为 反射 球 ( Ewald 
BR). RAF o 点 不 动 ， HARA, 44 
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BE AREA Ch, k, D 与 反射 球面 | 


相交 时 ， 从 反射 球 心 到 交点 连 线 的 方 
向 就 是 衍射 hi 的 方向 。 各 种 收集 入 
射 数据 方法 的 基本 原理 ， 都 是 依据 反 
射 球 和 倒 易 点 阵 的 关系 而 设计 的 。 

到 射 式 商 能 电子 衍射 
high energy electron diffraction; RH- 
EED AHR REAR OR HE ARR. OR 
MAS E THA aT a Ff 
射 。 反射 式 高 能 电子 入 射 常 配合 分 子 
BR BE eA He E ETRE A 
情况 ， 也 适 于 研究 一 些 从 表面 向 体内 
发 展 的 化 学 吸附 和 表面 反应 ， 如 腐 
蚀 、 氧 化 、 碾 化 等 以 及 一 些 表 面 组 分 
从 表面 至 内 部 有 所 不 同 的 多 组 分 系 
统 ， 如 材料 的 硬化 、 钝 化。 也 是 研究 
材料 表面 结构 的 有 效 方 法 ， 尤 其 是 材 
料 的 层 - 层 生 长 。 

RAK RH reflection topography 
应 用 单 色 X 射线 在 样品 特定 的 入 射 面 
产生 反射 凋 获 得 样品 表面 形 摇 图 的 X 
射线 形 貌 术 ， 最 主要 的 实验 方法 是 怕 
格 - 巴 瑞 特 法 ( Berg-Barrat topogra- 
phy), ， 此 法 的 特点 是 喷 沧 时 间 短 ， 装 
置 简单 ， 适 用 于 吸收 系数 大 的 晶体 。 
例如 ; AMAA. KR 
有 较 大 的 吸收 系数 ， 制 备 适合 透射 法 
的 样品 有 -- 定 的 困难 ， 国 而 只 能 采用 
反射 法 研究 晶体 表面 层 的 完整 性 。 此 
法 在 选取 辐射 和 入 射 面 时 ,条件 较 为 
苗 刻 ,得 到 的 信息 也 只 是 表面 薄 层 的 
完整 性 ， 所 以 不 如 透射 法 应 用 广泛 。 

反 斯 托 克 斯 散射 anti-Stokes seat- 
tering ” 当 单 色光 光子 与 分 子 相互 作用 
FERRES, ÆRE IF tE w 


reflection 


撞 ， 印 光子 不 仅 改 变 了 运动 方向 ， 且 
光子 与 分 子 之 间 发 生 了 能 量 交 换 ， 光 
子 从 分 子 的 振动 或 转动 得 到 了 能 量 ， 
从 而 使 光子 的 频率 相应 地 增加 ， 这 种 


| 散射 现象 称 为 反 斯 托 克 斯 散射 。 因 为 
| 这 种 散射 现象 是 1928 年 印度 物理 学 家 


fe (C.V. Raman} 首次 发 现 的 ， 


| 故 又 称 之 为 反 斯 托 克 斯 拉 曼 散射 。 反 


斯 托 克 斯 拉 汉 散射 和 斯 托 克 斯 拉 曼 散 
射 一 起 统称 为 拉 曼 散射 。 

到 斯 托 克 斯 位 稿 anti-Siokes shift 
一 般 约 光 或 拉 曼 散射 的 能 重要 低 于 
(或 波长 长 于 ) 激发 光 , AREE 
监 光 子 过 程 中 又 附加 了 了 热能 给 激发 态 
分 子 ， 则 发 射 的 荧光 波长 或 拉 载 散射 
波长 有 可 能 比 激发 波长 得 ， 这 种 荧光 
发 射 波长 或 拉 昌 散射 波长 与 激发 波长 
的 差 为 负 值 ， 称 为 反 斯 托 克 斯 位 移 。 
在 高 温 的 笑 薄 气体 中 可 能 观察 到 反 斯 
CRATE RAR 

ETE RSH  anti-Stokes fluo- 
rescence 一般 溶液 中 观察 到 的 散光 发 
射 波 长 比 激发 波长 长 ,但 如 果 在 吸收 
光子 过 程 中 又 附加 了 热能 给 激发 态 分 
子 ， 则 发 射 的 荧光 该 长 有 可 能 比 激发 
波长 短 ， 这 种 荧光 称 为 反 斯 托 克 斯 菊 
光 ， 在 高 温 的 稀 浒 气体 中 可 能 观察 到 
BWER RE, 

反 斯 托 克 斯 原 于 荧光。 anti-Stokes 
atomic fluorescence ” 当 激 发 原子 的 辐 
射 波 长 与 受 激 原子 发 射 的 荧光 波长 不 
相同 时 ， 产生 非 共 振 诛 子 荧光 。 非 共 
Pel FI LIE RIG. PR ER 
FCM RA E. RC 
头子 荧光 的 发 生 过 程 如 图 所 示 ， 原 子 
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的 吸收 波长 比 原 于 的 荣光 波长 长 。 


友 斯 托 克 斯 荣光 
A-EETPRA: HB 一 起 源 于 基态 
RRM antiferromagnetic reso- 

nance Ell ie # ae hi A ESE HR. 
反 铁 磁体 中 方向 相反 的 丽 类 磁 矩 各 自 
化 容易 磁化 的 轴 敌 拉 莫 尔 进 动 . 但 两 者 
PM BAA. PRC RRA 
RESTOR RY, KARR T ete PE A 
常数 与 磁 各 向 异性 常数 的 几何 平均 值 。 

ERE antiferromagnetism = 
PRP AS a HE aR) BY 
在 负 的 交换 作用 下 相互 反 平 行 地 排 
Bl) REA GTA rt BS EE BRO GR 
丽 性 。 具 有 反 铁 碰 性 的 物质 叫做 反 铁 
ik, “RRR PRAM ate im 
土 外 磁场 时 ,其 磁化 率 比 通常 的 顺 磁 
物质 的 磁化 率 还 低 , 随 着 温度 的 升 高 ， 
其 磁化 率 增 大 ,在 尼 尔 (Neel) 温度 时 
达到 最 大 。 当 起 过 尼 尔 温 度 时 , 反 轶 
RACERS ITAL, EAE. 

RE IRR MH inverse isotope 
dilution method “又 称道 向 同位 累 稀 释 
JÈ (reverse isotope dilution me-thod ) 。 
将 已 知 量 待 测 元 素 的 稳定 同位 案 载 体 
WS) BRA VE TE ie HE ae 
rE SE LE SR ee BY 
TERA TRH HAR, HEN 
是 ,将 放射 性 试 液 分 为 相等 的 两 份 ,每 


| 份 含有 待 测 元 素 量 为 F ,在 其 中 一 从 


溶液 中 加 和 已 知 量 为 V HRB 
定 同位 京 载 体 ,其 放射 性 比 度 为 


+) 


胃 一 份 试 液 的 放射 性 比 度 为 
A 
Sty 
HE BT LA AR ts RS P RG fE TE 
量 含量 


5, 
F_= 
* $,-5, 


方法 的 准确 度 较 高 ， 广 泛 用 于 标记 化 
合 物 放 化 纯 度 分 析 、 有 机 分 析 和 和 活 北 
分 析 等 方面 。 

Eee By MH reversed pas- 
sive hemagglutination; RPH 将 特异 
ERIS RR AR ST A be, IAHE 
PTR BR, BELT ARR REM, tik 
到 快速 诊断 检测 的 目的 。 

上 反 向 传播 算法 back propagation al- 
gorithm XPERIA, AE 
BP Wt, 1986 年 由 D. E Rumethard 
和 W.S. McClelland 提出 。 估 工 神 经 
网 络 是 一 种 模仿 人 篇 处 理 信 息 的 系 
统 ， 先 用 样本 数据 训练 神经 网 络 时 ， 
EB oh ae a h A eT E 
较 ， 得 到 误差 信和 号， 再 根据 误差 信 
导 ， 从 后 启 前 调节 个 神经 网 络 层 神经 
TO ERA, RG BT 
算 ， 使 误差 减 小 ， 再 将 新 的 输出 值 与 
期 望 值 进行 比较 ， 得 到 新 的 比 先前 小 
的 误差 信号 ， 再 根据 较 小 的 误 莽 情 
号 ， 从 后 向 前 重新 调节 各 神经 网 络 层 
神经 元 之 问 的 连接 强度 ， 合 此 不 断 地 
多 次 进行 ， 直 到 误差 满足 要 求 为 目 。 


Fa 
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RMR BBR reversed ph- 
ase high performance liquid chromateg- 


raphy; RP-HPLC 由 非 极 性 固定 相 ， 
和 极 性 流动 相 所 组 成 的 滚 相 色谱 体 | 


系 。 它 下 好 与 由 极 性 国定 相 和 器 极 性 
流动 相 肠 纪 成 的 液 相 色 谱 体 系 ( 正 
相 色 谱 ) fH 52, RP-HPLC 的 典型 的 
MERE 十 八 烷 基 键 合 硅胶 ， 典 型 的 


WES TE HAZ. RP-HPLC 是 | 


HARE ie AS ie EE A RR, 


RAPRA HAK o 

SR RAM reversed phase mi- 
celle extraction [Rea AE A £2 dB Bt AE 
MURR RRA. Ws at Ht 
合 物 可 以 生成 玖 水 性 胶体 粒子 而 进入 
AHA, ERRE., RRP 
体 愉 而 实现 分 离 。 若 向 非 要 性 溶剂 中 
加 和 人 表面 活性 剂 ， 当 表面 活性 剂 铺 度 
超过 … 和 证 值 时 ， 就 会 在 藩 剂 内 形成 民 
水 映 向 外 的 表面 活性 剂 聚集 体 ， 这 种 
聚集 体 怡 好 与 在 水 洲 液 中 形成 的 胶 融 
相反 ， 因 此 称 为 反 相 微 胶 团 或 反 相 胶 
东 。 对 于 大 凶 数 亲 水 性 蛋白 质 ， 通 过 
谓 节 水 溶液 的 pH 值 、 离 子 强度 等 使 
其 选择 性 地 溶解 于 反 相 微 肪 图 中 从 而 
实现 伴 取 分 离 ， 这 种 方法 称 为 反 相 胶 
东 芋 取 。 改 变 实验 条 件 也 可 以 使 微 胶 
团 中 的 蛋白 质 重新 返回 到 水 相 中 。 

BF revered phase 
ion pair chromatography 指 用 适当 的 
反 离 地 与 被 浏 离子 形成 具有 -一 定 栈 水 


性 的 离子 对 化 合 物 后 ， 采 用 反 相 高 效 
液 相 色 谱 体 系 分 离 所 形成 的 离子 对 化 


合 物 的 方法 。 


RAM TR AAA reversed phase 
ion-pair chromatography FIG 4445 8 
子 对 试剂 与 被 渊 离子 结合 生成 具有 一 
RAPER PEA BTML SBE, 
采用 反 相 分 配色 谱 的 模式 进行 分 离 的 
离子 对 色谱 方法 。 大 多 数 的 离子 对 色 
谱 体 系 鸭 反 相 分 配色 谱 体 系 。 

反 相 流动 注射 分 析 reversed FIA 
常规 的 流动 注射 分 析 是 以 向 载波 中 定 


| 量 法 人 试 样 为 特征 的 。 反 相 流 动 注射 
几乎 可 用 于 所 有 能 淤 于 极 性 或 弱 极 性 | 


分 析 法 则 基 用 试 样 作 裁 流 ， 以 定量 注 
入 试剂 为 特征 ， 叉 称 试 齐 注 人 法 。 由 
于 试剂 的 扩散 系数 常常 比试 样 中 待 测 
组 分 的 小 ， 因 此 试剂 注入 法 常常 可 以 
得 到 比试 拌和 注 人 法 更 高 的 灵敏 度 ， 人 由 
当 斌 剂 的 扩散 系数 大 于 待 测 组 分 时 ， 
试剂 注 人 法 的 灵敏 度 反 而 不 如 试 样 注 
人 法 。 反 相 流动 注射 分 析 法 易于 实现 
多 组 分 的 连续 测定 。 标 准 注 人 法 则 是 
反 相 流动 分 析 的 另 一 类 型 。 

RARER EER reverse capil- 
lary electrokinetic chromatography 楼 
指 固 定 相 和 液体 流动 相 相对 极 性 的 差 
别 ， 毛 细 管 电 色谱 可 分 为 正 相 毛细 管 
电 色 谱 和 和 上 反 相 毛细 管 电 色 庄 。 当 固定 
相 的 根性 小 于 流动 相 的 极 性 时 ， 称 为 
反 向 毛细 管 电 色 谱 。 

EZME antiphase trigonal ff 
单 耦合 体系 在 相 敏 相关 谱 中 谱 线 分 列 
的 强度 符合 反 相 兰 角 形 规 贡 
A 7 0 | 1 7 


ah ee le i 
hh 
a 
l 
hand 
1 
一 
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不 再 符合 二 项 式 系 数 。 因 此 对 于 AX, 
RRR ABRAS RR, 强度 
EAI 1: -1: 
PEARSE, REE A -1。 

反 相 柱 reversed phase column 在 


基 项 表面 刍 合 或 包 屠 非 极 性 有 机 分 子 | 
所 得 到 的 非 极 性 固定 相 柱 。 采 用 反 相 | 


柱 和 和 极 性 流动 相 的 滚 相 色谱 体系 就 是 
应 用 最 广泛 的 反 相 高 浆液 相 色 谱 法 。 
常见 的 反 相 柱 有 C,. C, MERE., 

皮 压 管 ”back-presaure tubing Ë 
动 注射 分 析 系 统 的 环境 温度 高 于 室温 
时 , 流 路 内 常会 产生 气泡 ， 妨 得 浏 
量 ,为 此 ,在 系统 的 排 液 口 连 接 一 段 
通 当 长 庶 的 细 径 管 , 管 径 通 常 为 
0.25~0.3mm, KEX 3~5m, it 
可 以 增加 流 路 内 的 压力 ， 抑 制 气泡 的 
产生 。 即 使 液 流 的 泡 度 超过 100 乞 也 
不 沸腾 。 

RMR antisense nucleic acid 
与 细胞 内 DNA 或 RNA 序列 相互 补 形 
成 杂 奖 体 而 阻 断 或 减弱 其 转录 和 翻译 
过 程 的 DNA 片段 或 RNA 片段 叫 反 多 
核 琢 。 在 许多 原核 细胞 中 发 现存 在 夫 
RR RNA, RM RRB LCE 
Bi, 使 其 有 可 能 作为 药物 治疗 人 类 疾 
病 。 目 前 研究 较 多 的 反 义 核 酸 有 反 义 
SEB (antisense oligode-oxynucle- 
otide, ODN). RX RNA 和 核 酶 《ai- 
bozyme}, ODN #6 5 Ii SR aE DNA 24 
AER = AE ie we Sp ey OB A t 
DNA 单 链 结 合 而 抑制 DNA 复制 和 转 
Xo ODN a] PA Watson- Crickk BE 4 AC 
对 方式 与 mRNA 靶 序 列 结合 而 阻 断 
mRNA 的 加 工 、 成 熟 、 核 - 浆 转 称 和 


-1, 而 X 核 则 是 ， 


翻译 -采用 基因 重组 技术 ， 在 合适 的 
AOFM E F ZA RARER 
因 ， 可 构建 表达 反 义 RNA 的 重组 体 ， 
在 细胞 内 表达 反 交 RNA， 从 而 对 条 
mRNA 的 表达 实现 抑制 作用 。 

REE reaction layer 与 电极 反 
应 起 联 的 化 学 反应 仅 发 生 在 紧 香 电 模 
表面 的 一 薄 层 溶 被 中 ， 这 层 溶 滚 称 为 
EMRE. 反应 层 的 摩 度 很 小 ， 其 值 决 
定 于 化 学 反应 速率 和 电 活 人 性 物质 的 扩 
RRR. 

反应 差 热 分 析 法 reaction differen- 
tial thermal analysis ”在 差 热 分 析 时 利 
用 添加 物 与 被 测 化 合 物 所 发 生 的 反应 
做 出 检测 的 方法 。 例 如 利用 添加 牺 
KHSO, 来 鉴别 鞭 铁 矿 和 高 擒 土 ， 由 
于 它们 在 500 ~ 700°C m} A E394 5b BF 
曲线 的 峰 形 比较 相似 ， 当 加 人 KH- 
50, H, RAT RETIA 

FeCO, +2KHSO, 一 一 
FeSO, + K350, +CO, +H,0 

ESE RD BY 22 PS) TH eR Be A AE 
化 ， 而 和 高 岭 土 的 差 热 分 析 曲 线 有 显 
FKE. 

ELBE ft) Ba E sensitivity of reac- 
ton 定性 分 析 中 ， 用 于 表示 某 检 出 
反应 对 被 检 出 物质 的 最 小 其 或 最 小 液 
度 的 一 种 指标 ， 通 常用 检 出 限量 和 眼 
界 稀 度 (最 低 浓度 ) 来 表示 。 某 检 
出 上 反应 的 限界 稀 度 是 通过 逐步 颖 低 被 
检 出 物质 的 浓度 由 试验 确定 的 。 例 
如 ， 以 K CrO, Rit Pb** BRT 
CrO + Pb?* = PbCO, | (H09). 
先 配 制 一 种 1000g 水 中 舍 lg Pb?* 的 
溶液 (WEEL: 1000)， 取 -- 滴 
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C#) 0. 03m) 4 — i K,CrQ), 溶液 反 
应 ,立即 生成 黄色 沉淀 ， 逐 级 稀释 此 
A Pb 的 溶液 并 进行 同样 试验 ， 当 


深度 是 1 200000 时 还 能 勉强 观察 到 | 


FE., HRP RE EE Se 
Pb 的 结果 了 。 此 时 ,， 则 将 1: 
200000 fA Fe BE Bk Oy RRR BE, BE as 
He=l: 
BUS FRR, h TEE 
很 低 ，e 可 视 为 溶液 的 克 数 、 湾 剂 
OK) 或 溶液 的 毫升 数 。 由 限界 稀 度 
可 计算 出 此 及 应 检 出 Pb” 的 检 出 限 
MA 0.15pg { 设 检 出 体积 为 
0.03mi), BR, GOK, 检 出 限量 
Reb, Be sity Fe 

反应 的 特效 性。 specificity of reac- 
tion ”在 大 多 数 情况 下 ， 同 一 种 试剂 
能 同时 与 试 样 中 的 多 种 组 分 反应 ,后 
成 具有 相似 人 性质 的 物质 ,在 检 出 或 测 
定 某 种 组 分 时 , 其 他 共存 组 分 就 有 干 
拓 。 航 少数 情况 下 ,-- 种 试剂 仅 能 与 
一 种 组 分 发 生 有 特征 现象 的 反应 ,而 
其 他 共存 组 分 没有 干扰 ,从 而 可 愉 试 
样 中 直接 检 出 或 油 定 这 种 组 分 。 这 种 
反应 称 为 特效 反应 ,所 用 试剂 称 为 特 
效 试剂 。 例 如 ,用 NaOH 作 试 剂 可 直 
SEPA AGH NH | SK, Fe(CN), 
CERRAH) 作 试 剂 可 直接 从 溶液 
中 检 出 Fe“ 部 为 特效 反应 。 目 前 已 知 
的 特效 反应 为 数 不 多 ， 分 析 中 常 采用 


的 是 一 种 能 和 少数 几 种 组 分 反应 生成 : 


FARA LT, 这 种 试剂 称 为 选择 

HHH, 这 种 反应 称 为 选择 性 反应 。 
反应 的 选择 性 selectivity of reac- 
tion 是 指 用 于 测定 某 种 组 分 的 某 个 


| 反应 对 其 他 共存 组 分 的 抗 干 扰 能 力 。 


在 大 多 数 情况 下 ， 同 一 种 试剂 能 同时 


| 与 试 样 中 的 多 种 组 分 反应 ， 生 成 具有 


相似 性 质 的 物质 ， 在 检 出 或 测定 某 种 
组 分 时 , 其 他 共存 组 分 就 有 干扰 。 当 
某 测定 反应 允许 的 共存 组 分 的 种 类 和 
BOS, ARORA: He 


G=1: 200000, C£ lg | 之 ， 则 称 该 反应 的 选择 性 不 好 。 实 际 


工作 中 ， 常 以 在 一 定 的 误差 {如 
25%) ER 下， 对 不 则 共存 组 分 的 
容许 基 来 表示 反应 的 选择 性 。 

反应 气相 色谱 法 reaction gas chro- 
matography 根据 分 析 目 的 需要 先 将 
样品 在 反应 区 进行 相应 的 化 学 反应 ， 
再 由 载 气 将 反应 后 的 样品 带 人 色谱 柱 
和 检测 器 或 直接 进 人 检 调 器 进行 检 
测 ， 依 据 得 到 的 谱 图 进行 定性 和 定量 
分 析 . 反应 区 可 置 于 色谱 柱 前 《 柱 
WE). HAL BPE. wA 
Five BRD E i JE AE YS Se E 
FERRATE. Bee kA 
FRA SAI. HE, RE 
应 、 有 选择 地 消除 反应 等 。 

REE reaction chromatography 
在 色谱 分 离 过 程 中 或 在 分 离 前 后 有 意 
识 地 使 被 测 物 发 生 某 种 化 学 反应 ， 实 
现 定性 或 组 成 分 析 目 的 的 色谱 方法 。 


| 反应 色谱 技术 可 以 用 在 各 种 色谱 模式 


中 , 但 主要 是 用 在 气相 色谱 、 二 维 薄 
屋 色谱 和 裂解 气相 色谱 中 。 
RAGRRA anti-circular devel- 
opment 在 色谱 纸 或 薄 层 色谱 中 ， 和 将 
Fn AER RRA, RP 
向 着 圆心 的 方向 展开 ， 称 这 种 方法 为 
及 圆心 式 晨 开 。 此 方法 展开 迷 度 快 ， 
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对 A, 值 较 大 的 组 分 可 提高 其 检测 的 
灵敏 度 各 定量 的 准确 性 。 

EBP reverse electroendos- 
motic flow ZEAE RIK, Bre 
液 中 若 无 阳离子 表面 活性 剂 时 ， 正 常 
RB ES a] BAR. ee RR 
阳离子 表面 活性 剂 浓度 到 一 定 程度 
时 ， 由 于 朴 水 的 非 极 性 链 之 间 互 相 作 
用 形成 驱 分 子 结 松 ， 产 生 正 电荷 表面 
而 导 玛 电 滩 流 反 向 。 这 一 现象 称 为 反 
Fe eat. 

RR (RR) FB INVERSE 
experiment 通过 极 化 转移 或 多 量子 
相干 或 多 量 了 于 滤波 ， 由 'H 间接 地 检 
MRAR E E AHE BDE HE Ag S AE 
O 的 转 术 。 本 实验 所 用 的 探头 
与 常规 'HA"C 探头 不 同 ,H 线圈 在 
HR, WC 线圈 在 外 层 ， 以 避免 'H 
BARR + RR, Hie 
而 得 “INYERSE” 名 。 蜡 核 化 学 位 


移 相 关 的 H-C COSY, KRH C. 


COSY, iA AAG SF KAZE COLOC 等 
实验 均 对 "进行 观测 和 采集 FID 信 
=. “Rig” xk, RAH, H 
于 检测 信 生 强度 正比 于 y 等， 因此 
妆 敏 度 大 为 提 商 。 反 转 实 验 主要 有 检 
出 ' 开 的 异 核 单 量 子 相 语 【HSQC ) ， 
SW MH eS BS HF 
(HMQC) (HBR AMM ES BA 
(HMBC) 等 实验 。 

反 转 恢复 法 inversion recovery 
对 于 在 外 磁场 中 处 于 平衡 的 自 旋 体系 
施加 站 脉冲 ,使 方向 磁化 强度 反 
转 ， 相 当 于 是 把 上 、 下 能 级 的 自 旋 布 
居 数 突然 反 转 。 因 为 存在 纵向 弛 若 过 


程 将 使 体系 恢复 到 热平衡 状态 。 在 
REER ZA, SPE RSI: 随 
SHB AEC, RAC S aR 
弱 ， 在 某 一 时 刻 ， 上 、 下 能 级 的 自 旋 
布 居 数 想 等， 在 这 阴间 将 检测 不 到 信 
号 ， 相 当 于 发 生 了 饱和 ; 此 后 ， 就 从 
发 射 聊 迁 转 为 吸收 ， 直 至 恢复 到 正常 
的 吸收 信号 。 在 此 主 程 中 .用 不 干扰 

自 旋 分 布 的 连续 波 或 检测 脉冲 来 监测 
信和 号 的 恢复 过 程 ， 通 过 分 析 依 号 强 产 
的 变化 曲线 ， 就 可 测 出 纵向 弛 娩 时 
间 。 然而 在 常用 的 侈 内 中 并 不 是 直接 
检 油 纵向 磁化 逮 度 的 变化 ， 而 是 采用 
180° -r -90° -了 - (HW) 脉冲 序 
列 ， 固 定时 间 了， 改变 延迟 时 间 r 进 
THE. 

RRM BRR Inversion Reco- 
ery Spin Echo; IRSE 测定 自 旋 上 品格 弛 
Ret) T, 的 一 种 方法 。 直 反 转 恢复 和 
数 次 自 旋 回 波 两 部 分 脉冲 序列 联合 而 


成 : m-n - (至 ) -一 -mm 采集 


HTD。 利 用 此 脉冲 序列 可 以 测量 大 分 子 
(如 蛋白 质 分 子 ) 溶液 中 小 分 子 的 自 旋 
SAMRAT IE] T, 值 。 由 于 蛋白 质 等 大 
分 子 共振 谱 线 之 T, 极 短 ,在 27, 时 期 内 
可 误 减 到 零 , 从 而 消除 了 对 小 分 子 了 N 
量 的 干扰 ,而 小 分 子 共振 线 有 较 长 的 
T, ,信和 导 误 减 较 少 ,在 回 波 信 号 中 得 到 保 
留 而 被 检测 。 测 得 不 同 = FRR 
大 ) 的 磁化 矢量 大 小 Mi, 作 bf 1 - 闪 )- 
性 
7, A RAAB T, IRSE 提 
56° — fF AS Ta ge dB 
率 的 方法 。 
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反 转 回复 法 


Inversion Recovery 


method 简称 IR E. 是 PFT-NMR 测 | 


RT 的 -- 种 方法 。 和 使 用 脉冲 序列 为 


a~7{ ARR) 一 + - Æ É FID - tp 


(>57). AHP RR AT R Me 
m Kah C Ep 180° Bk OF) 后 ,磁化 强度 
Mo 转 到 -> 轴 。 这 时 纵向 磁化 将 击 负 
AZRE SRAL. 若 经 过 比较 


短 的 > 时 间 , 再 施 以 部 脉冲 ,磁化 强 


BERF SI -Y 轴 ,随即 采集 FID, WE 
叶 变 换 后 得 到 一 负 榈 号。 相继 改变 > 
值 ,和 逐渐 增长 , 若 凡 化 强度 怡 好 恢复 到 
M, =0, 则 测 得 零 信 号 , 若 7 ARK, 
WM, REAR, fe +c i. RE 


BEE FA AK UE FERS FID, 经 博 


里 叶 变 换 后 ,使 可 得 到 -- 系 列 了 > 值 干 
Mr) SO, WE M, (7) = 
M,(1 -2e 7), 4M, (7) =O Ht r= 


0.6937, RAH in| Me Da 


THAN eR, KERA- R 


EA FRY He Be 09) Bt B Be 
MPRA] T 的 方法 。 

WE back-titration ” 亦 称 回 滴 。 
当 一 滴定 反应 进行 得 很 慢 ， 或 因 其 伍 
原因 得 不 到 敏锐 的 滴定 终点 时 采用 的 
一 种 容量 滴定 法 。 此 时 . 将 一 定 的 ， 
但 又 过 贡 的 标准 试剂 (通常 是 滴定 
AD 吉大 到 样品 浪 渡 中 , 待 反 应 完成 
后 , 用 另 -: 标 准 洪 液 青 滴 定 上 述 过 
量 、 未 反应 的 标准 试剂 。 根 据 吉 入 的 


标准 试剂 的 重 和 滴定 时 消耗 的 标准 溶 
液 的 量 , 县 可 求 得 样品 溶 流 中 被 测 物 
质 的 其 。 


2 频 $ 带 overtone band x FF 倍 


频谱 带 。 物 质 吸光 后 由 振动 量子 数 


v= 人 的 振动 基态 菊生 到 w= 1 产生 的 
吸收 谱 带 称 为 基本 谱 带 或 基 频 。 由 于 
位 能 消 数 的 非 谐 据 性 ， 由 w=0 到 
v=2，3,， "的 跃迁 也 可 发 生 ， 所 产 
生 的 吸收 谱 带 分 别称 为 第 一 ,第 二 ,第 
二 泛 频 庶 带 。 泛 频谱 带 的 频率 不 正好 
等 于 基 频 频率 m HS SEE 
常数 为 负 时 ,此 时 第 一 证 频谱 带 的 频 
RE <2p, , 非 谐 常数 为 正 时 ,第 一 泛 
频谱 带 的 频率 要 > 2p, H RE 
般 比 基 频 强度 弱 一 个 数量 级 。 

范 第 姆 特 方程 式 Van Deemter 
荷兰 的 范 第 姆 特 (Van 
Deemter) 等 人 在 1956 年 推导 出 一 个 
针对 填充 柱 的 柱 效 与 载 气 流速 、 柱 中 
的 纵向 扩散 和 传 质 阻力 等 动力 学 因素 
HAR A Be, BD ee BBE 
方程 式 

2yD 2 

head +t CE 

OO h 

(C1 +k ?DD, 
SOP, k AIR RE; A AAA 
充 柱 填充 均匀 性 有 关 的 常数 ; d, 为 
填充 物 的 平均 颗粒 直径 ; y 是 与 载体 
填充 情况 有 关 的 常数 ; ARRA 
子 ; “为 载 气 线 速 ; d AER 
FUE, DD 为 组 分 在 液 相 中 的 扩散 系 
数 ; D, 为 组 分 在 气相 中 的 扩散 系数 。 
第 一 项 称 涡流 扩散 项 ， 第 二 项 称 分 子 


equation 


i94 fang > 


TR, BARR, BO | 


RSE BOR. SETA em 
了 载 气 性 质 、 流 速 、 RE ADR 
布 、 色 谱 柱 填充 好 坏 、 向 定 液 性 质 、 


用 万 及 浴 注 情况 等 因素 对 柱 效 的 


影响 。 


metry; SOWY 将 一 个 低频 率 小 振幅 
(—AE <= S50mV) AY AE a e De 
EE ER Sb AEE 
i, FTE ARE, Ee EA ey BR a 
Tee FL AP a Se OH 
相应 的 直流 电位 关系 的 方法 。 方 波 伏 
安 法 的 优点 是 它 能 消除 或 者 减少 双 申 
屋 充 电 电 流 的 影响 ， 信 噪 比 高 ， 在 适 
ERF., HE AJAR Re ET ik 


10 mol- L’, 是 目前 电化 学 分 析 | 


PRE RE CRAM ARES. 
FRM ARM square pulse for ex- 
citation FT-NMR 实验 必用 的 脉冲 ， 
经 傅 里 时 变换 表现 为 一 个 强度 随 频 率 
变化 的 连续 谱 ， 征 sinc 隔 数 的 形式 。 
其 中 心 频 率 为 射频 频率 ， 在 有 i 附近 
有 -个 平坦 区 ， 尚 侧 强 度 随 频率 偏离 
五 迅速 下 降 。 为 了 在 谱 宽 范围 内 能 得 
到 等 强度 的 激发 ， 必 须 有 一 个 较 宽 的 
FHK, HEKER n 尽 可 能 
地 小 。 为 使 自 旋 系 统 达 到 - 定 的 翻转 
FAG = 7B t,o BARK A RE, 越 
小 ， 要 求 脉 冲 强 度 B, 越 大 。 常 规 测 
量 时 用 90° 脉冲 ， AE ae Ad H e OE 
Mo 从 = 轴 旋 转 到 xy 平 而 内， 接收 到 


最 大 IDI, Ati x | 
| 种 基于 方差 加 合 性 和 自由 度 加 和 性 原 
i 理 ,处 理 受 多 因素 影响 的 测量 数据 的 


际 上 是 用 一 个 等 强度 的 连续 频率 谱 大 
辐 照 自 旋 系统 。 


FRR RFE square wave voltam- | 


方差 MAA % 与 
TRUBS EE 的 偏差 的 平方 的 统计 
平均 值 ， 表 征 -- 组 测定 值 离散 性 的 一 
个 特征 参数 。 以 衬 表示 


variance 


其 方 根 值 S， 称 为 标准 偏差 。 其 特点 
是 全 部 测定 值 邦 参与 方差 的 计算 ， 充 


| 分 利用 了 所 得 到 的 信息 ; 当 一 组 测定 
| 基 值 中 出 现 离 租 性 大 的 测定 值 时 ， 方 


差 随即 明显 变 大 ， 反 应 非常 灵敏 ; A 
有 志和 性 ， 总 的 方差 等 于 备 个 因素 引 
起 的 方差 之 和 ; 样本 方差 是 总 体 方 差 
的 无 偏 佑 计 值 ， 用 方差 量度 精密 度 是 
最 有 效 的 。 方 差 在 数据 统计 处 理 中 有 
广泛 的 应 用 。 

方差 的 柯 克 伦 检验 Cochran's test 
for variance 一 种 检验 雪人 个 总 体 方差 
-- 糙 性 的 统计 检验 方法 , 检验 统 
计量 是 


is 

Ap, 55, 是 m WHS (i= 1, 
2,…m) 中 最 大 的 方差 。 当 计算 的 统 
计量 和 值 C 大 于 柯 克 伦 检验 表 中 约定 
显著 性 水 平 = MARE fon -1 时 的 


| 临界 值 Csr， 表 明 5 与 其 他 的 方差 


号 之 间 有 显效 性 差异 。 此 检验 法 只 
适用 上 各 方差 测定 次 数 n 相同 
的 场合 。 

方差 分 析 


analysis of variance -- 
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数理 统计 方法 。 当 测量 受到 多 种 因素 
的 影响 ,致使 各 测量 值 x; 之 间 产 生 差 
异 ,此 种 差异 可 用 偏差 平方 和 
Q=E -O 米 量度 ,总 的 偏 凑 平方 


和 等 于 各 种 因素 所 形成 的 偏差 平方 和 ! 
的 加 和 。 在 对 总 偏差 平方 和 分 解 的 基 


础 上 ,分 别 求 出 各 因素 效应 、 因 素 间 交 
互 效 疫 和 谋 差 效应 形成 的 偏差 平方 和 
及 其 相应 的 上 方差 估计 和 值 ,在 一 定 总 著 
性 水 平 a 下 将 交互 效应 ,因素 效应 对 
误差 效应 的 方差 比 进 行 检验 , 若 方 
差 比 值 大 于 该 显著 性 水 平 a 下 的 临 
界 值 F,, 则 判定 交互 效应 和 因素 效应 
是 显著 的 ;否则 为 非 显 著 性 的 。 通 过 


方差 分 析 可 以 了 解 和 确定 各 因素 对 测 | 


定 结果 是 尾 有 显著 性 影响 ,和 吉 因 素 影 
响 的 相对 大 小 及 各 因素 间 的 相互 将 
应 ,从 而 为 优选 和 有 针对 性 的 控制 试 
验 条 性 提供 科学 依据 。 方 差分 析 在 分 
析 数 据 处 理 中 有 着 广泛 的 应 用 。 
方 整 分 析 表 table of variance anal- 
ysis ”表示 方差 分 析 结 果 的 -一 种 表格 。 
表 中 通常 列 出 方 凑 来 源 、 偏 差 平方 
和 、 自 由 度 、 AIA. WHE. 
统计 和 量 下 临界 值 和 显著 性 标志 符号 ， 


有 时 还 列 出 方差 组 成 。 用 它 来 表示 方 | 


差分 析 结 果 简 单 明 了 。 

Aiit estimator of variance 
由 样本 测 基 值 计算 的 方差 ， 记 为 5。 
样本 方差 S ERAS r HME 
HH. #U o HHH. ERE 
MBH. 

ARMM additivity of variance 
总 方差 等 上 各 部 分 方差 之 和 和。 它 是 进 
TARA HAT EAR HMR 


PHRMA) EEA RR, BUAE 
HHA. 

方法 标准 method standard $= Lis 
验 、 检 查 、 分 析 、 抽 样 、 统 计 、 计 
BR. WH. ESSA AR A 
订 的 标准 。 


HERE methodic eror AFH 


:” 试 方法 本 身 不 完善 、 使 用 近似 的 经 验 
公式 、 戌 试验 条 件 不 完全 满足 应 用 理 


论 公式 所 要 求 的 条 件 、 基 体 或 其 他 共 
存 组 分 的 干扰 等 引起 的 误 盖 。 在 进行 
不 同 测试 方法 比 对 时 ， 不 同方 法 之 疝 
药 差 异 也 将 产生 误差。 

FATIH direction focusing 将 运 
She ie] oe | 
出 时 ， 实 际 上 不 可 能 所 有 离子 都 正好 
完全 垂直 人 射 到 均匀 的 横向 磁场 中 ， 
总 会 有 一 个 小 的 发 散 角 ， 这 个 发 散 角 
使 得 问 一 质 葫 比 的 离子 束 ， 在 穿越 磁 


| 场 的 过 程 中 被 展 宽 。 但 是 ， 磁 场 对 发 
:和 散 角 引起 的 离子 束 发 散 有 一 定 约束 作 


用 。 在 一 定 条 件 下 ， 离 子 束 在 磁场 中 
偏转 一 定 角 度 后 ,会 重新 会 聚 在 一 
处 。 Ri OT kh R R PE FR A A 
向 聚焦 。 

BARR I preservatives 抑制 富生 


| 物 的 生长 或 杀 灭 这 些微 生物 ， 以 防止 
| 各 种 加 工 食品 、 水 果 和 蕊 菜 等 腐败 变 


质 的 物质 。 可 以 根据 具体 情况 使 用 物 
BCFA ROR. BRA DO 
DAVE: 狐 义 的 防腐 剂 主 要 
措 山 梨 酸 、 莱 甲酸 等 直接 加 入 食品 的 
化 学 物质 ; 广义 的 防腐 剂 除 包括 狭义 
的 防腐 剂 所 指 的 化 学 物质 外 ， 还 包括 
那些 通常 认为 是 调料 而 具有 防腐 作用 


i96 fang Ae 


的 物质 .如 食盐 、 醋 等 ， 以 及 通常 不 
如 入 食品， 而 在 食品 储存 过 程 中 使 用 
的 消毒 剂 等 。 

TREE RH biomimic electrode 
利用 生物 分 于 特性 如 高 识别 性 、 高 众 
化 性 等 构 置 的 电极 。 

仿生 模拟 识别 biomimetic recogni- 
人 为 地 异 拟 车 物体 系 中 的 天 然 
识别 过 程 ， 设计 合成 或 寻找 人 工 蔡 代 
品 作 为 识别 的 受 体 ， 研 究 生物 分 子 识 
别 及 其 传 感 的 方法 称 为 仿生 模拟 识 
别 。 由 于 天 然 资 源 有 限 ， 生 物 酶 等 易 
TRETH, 稳定 性 差 ， 因 此 长 期 以 
来 仿生 模拟 识别 是 北 学 家 、 生 物 学 家 
等 的 重要 研究 课题 。 

GR Ae RRM determina- 
tien of harmful substances in textiles 
指 纺 织品 中 甲醛 、 禁 用 偶 氨 染料 、 重 
金属 三 贸 物 、 农 药 ( 杀 虫 剂 和 除草 
A) Rew. GaN. eS 
生态 毒性 物质 含量 的 检测 。 它 是 涉及 
人 体 卫 生 、 健 康 和 环保 的 重要 检 
验 项 目 。 

472204 pH 值 的 检测 determination 
of pH in textiles 人 类 皮肤 表层 一 般 
EARE, ERSA, Aik 
DÉ pH 值 控制 在 中 性 和 弱酸 性 
WARS. REM HRT ER 
EA GB 7573—87 (HSM KER 
W pH 值 的 测定 》。 国外 的 检测 方法 
标准 有 美国 的 AATCC 81, 

纺织 品 中 甲醛 的 检测 determina- 
tion of formaldehyde in textiles AE 
是 印染 后 整理 过 程 中 被 引入 并 留 在 纺 
织品 上 的 残留 物 之 一 。 右 留 甲醛 的 纺 


tion 


4)» $n ee 


on in Te oF 2 is AEH ae 
BPE, CRRA ee 
激 ， 引 发 疾病 。 我 国 颁布 的 检测 方法 
标准 为 GBAT 2912. 1 一 1998 NER Gi 

甲醛 的 测定 第 一 部 分 : 游离 水 解 
AE E Ok R A) CT 
29122—1998 《纺织 品 甲醛 的 测定 第 
二 部 分 : FERRE (RARR)? 
国外 的 检测 方法 标准 有 日 本 的 JISL 
1041、 美 国 的 AATCC 112 等 。 

纺织 品 中 禁用 偶 握 染料 的 检测 
determination of azo forbidden dyestuff 
in textiles ”纺织 唱 中 某 些 偶 握 染料 在 
还 原 条 件 下 会 产生 致 冶 芳 香 胺 类 化 合 
物 ， 答 国 等 发 达 国 家 已 立法 禁止 含有 
22 种 芳香 胺 中 间 体 染料 的 纺织 品 或 
日 用 消费 喇 的 销 眩 。 我 国 颁 布 的 检测 
方法 系列 标准 为 CBT 17592. 1 一 
1998 《禁用 侦 氮 染料 检测 方法 € 
相 色 谱 / 质 谱 法 》、GBZT 7592. 2 一 
1998 《禁用 侦 所 染料 检测 方法 高 
ee Af RED 和 GBT 17592. 3 
(SAGAR ARR WEE 
Eo 

Gas PA iea A EA E Eo 
测 determination of soluble heavy met- 
als hangover in textiles 2720 m PAE 
$M As, Cd, Cr, Co, Cu, Ph, 
Hg. Zn, Ni, Sb FMF RMN 
重金 属 残 备 和 在 印染 加 工 中 的 金属 阁 
SEAR), WHS MRA 
BOTA BG, MAPA Se, 
SHUM ILEKGEEA. REE Mt 
的 检测 方法 标准 为 GB/T 17593 一 
1998《 纺 织品 ”重金 属 离子 检测 方 
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法 ”原子 吸收 分 光 光 度 法 》。 
BARR magnification 扫描 电 
镜 的 放大 倍数 是 指 其 图 像 的 线形 放大 
信 数 ， 以 大 表示。 如 果 样 品 上 长 度 
到 直线 上 的 信息 ,在 显像管 上 成 像 
EL 长 度 上 ， 则 放大 倍数 为 : M= 


Te, UAE EO KIRB a 


子 束 的 直径 有 关 。 如 果 样 品 上 电子 束 
编 址 的 单位 区域 ， 即 像素 ， 小 于 电子 
束 直 径 ， 每 次 取样 传送 的 信息 包含 一- 
个 以 上 的 信 素 ， 前 后 传送 的 信息 部 分 
互相 重要 ， 这 样 的 放大 倍数 称 为 虚伪 
放大 倍数 。 

放大 效应 multiplication effect 亦 
RP, AAS MEER RH 
化 学 计 基 关系 直接 或 间接 地 增 大 被 测 
组 分 表 观 存在 量 ， 以 实现 微量 物质 淮 
确 测 定 的 方法 。 合 如 ， 为 用 滴定 法 谢 


EMRI, EA Br, 水 使 其 氧化 为 | 


10, , MBRPR ATE AY Br, 后 加 大 KI 
EE, MARE 

I” +3Br, +3H,0—>10, +6Br~ +6H' 
10, +517 +6H* —~3), +3H,0 

I, +2S20 -++8,02" +217 

使 mot 17 4634 3mol L, 用 Na,S,0, 
滴定 ， 将 消耗 Gmol 的 Na,S,0,; 车 析 
WL 用 CC, Ra, BEREK 
相 ， 重 复 用 Be, 氧化 为 10，， 再 加 KI 
并 酸化 ， 并 用 Na,S.0, 滴定 析出 的 
,将 消耗 36mal 的 Na,S0,, ERIK 
AT 36 信 。 进 而 还 可 放大 216 倍 。 
从 而 可 利用 滴定 法 测定 微量 1 。 

HEEN discharge ionization 一 


种 利用 放电 现象 (如 电 就 、 辉 光 、 
ACE, BRF) 进行 离子 化 的 方法 。 
BGA exothermic peak H 
分 析 中 ， 当 试 样 有 放 热 变化 发 生 时 ， 
试 样 温度 高 于 参 比 物 温度 即 AT 为 正 
TELAT ER JE ne BO) es BR AB SP we, 
放射 分 析 法 ”mdioactive analysis 
用 一 种 放射 性 物质 与 非 放射 性 物质 发 


| 生 某 种 化 学 反应 ， 通 过 测量 放射 性 对 


非 放 射 性 物质 进行 定量 分 析 的 方法 。 
包括 放射 性 滴定 法 、 放 射 性 释放 法 、 
放射 性 示 踪 法 、 同 位 察 稀释 法 等 。 

放射 分 析 化 学 radioanalytical 
chemistry “又 称 核 分 析 化 学 。 通 过 测 
定 放 射 性 核 素 发 出 的 特征 射线 进行 定 
性 定 其 分 析 的 一 门 分 支 学 科 。 所 用 的 
方法 分 为 两 类 :; (1) 放射 性 同位 案 
作 指 示 剂 的 方法 ， 和 包括 放射 分 析 法 、 
RAED. Ai RR RES, 
(2) De 4626 ARE Se aE 
品 ， 探 测 样 品 中 放出 的 各 种 特征 辐射 
的 性 和 质 和 强度 的 方法 ， 包 播 活化 分 
8. RFRA X HARD. A 
PETES. HEAR OIA RICK 
分 析 、 和 裂变 产物 分 析 、 环 境 放射 性 核 
率 分 折 、 产 客 和 燃 耗 分 析 、 放 射 性 示 
BAS. ARERR, Re 
性 强 ， 基 体 效应 小 ， 用 样 量 少 ， 方 法 
简便 ， 有 时 可 以 不 破坏 样品 。 

放射 化 学 ”radiochemistry 研究 放 
射 性 物质 及 与 原子 核 转 变 过 程 有 关 的 
化 学 问题 的 化 学 分 支 学 科 。 主 要 研究 
BSE TR LS, BONER R BY ti 
备 、 OR. Bh. Be. CIERRE 
漆 度 时 的 化 学 状态 和 行为 ， 核 转变 产 


198 fang # 


HRE Be e HERR E k | chemical neutron activation analysis; 


射 化 学 的 特点 是 : 研究 对 象 都 具有 放 
射 性 、 林 恒定 性 ， 研 究 对 象 的 组 成 随 
放射 性 衰变 而 不 断 变化 。 
放射 化 学 纯度 
简称 放 化 症 度 。 以 某 种 特定 化 学 形态 
在 在 的 放射 性 核 素 的 放射 性 活 度 在 样 
an SHES BEB Aap A a}, 
表示 放射 性 样 串 纯 度 的 一 个 量 .对 于 
放射 性 标记 的 复杂 有 机 化 合 物 ， 放 化 


纯度 还 应 包括 特定 的 标记 位 置 和 旋光 | 


构 型 。 

放射 化 学 分 离 “ radiocitemieal sepa- 
ration 用 化 学 或 物理 化 学 方法 将 稳 
定 物质 与 喜 射 性 物质 分 离 ， 或 将 儿 种 
放射 性 物质 之 问 彼此 分 离 的 技术 。 常 
用 的 放 化 分 离 方法 有 共 议 淀 法 、 浴 剂 
蔡 取 法、 离子 交换 色谱 法 、 电 北 学 分 
RAR. FRE., RK. Bahi 
F. FS. ARATE, FEE 
RERI ETIR; BRED 
质 不 断 进行 误 变 ， 有 些 放射 性 物质 的 
FEMRE., BRR, 被 分 离 
的 物质 的 量 或 法 度 很 你， 通常 要 使 用 
载体 ; 存在 辐射 效应 等 。 它 广泛 地 用 
于 核燃料 生产 和 后 人 处理、 放射 性 核 案 
生产 、 放 射 性 标记 化 合 物 制 禾 、 核 化 
学 研究 和 核 分 析 化 学 中 。 
放射 化 学 分 析 radiochemical anal- 
ysis 用 适当 方法 分 元 和 纯化 样品 后 ， 
通过 测量 放射 性 活 度 来 确定 样品 中 所 
会 放射 性 物质 数量 的 方法 。 如 通过 测 
量 放 射 性 核 束 *K 的 放射 性 求 得 钾 的 
GEG 

放射 化学 中 子 活 忆 分 析 adio- 


radiochemical purity ; 


| 


RNAA 又 称 破坏 性 中 子 活化 分 析 ， 
基 一 种 中 子 话 化 分 析 技 术 。 样 品 经 中 
THARE, AHRI EIE 
WTA, Ea Se a a 


| 分 离 富 集 出 来 ， 测 量 其 放射 性 活 度 和 


半衰期 ， 再 对 它 进行 定性 和 定量 分 
P.e BRPFECH HR. 
ARMA  thermoradiometry 

种 利用 量 热 计 测量 放射 性 活 度 的 方 
法 。 放 射 性 物质 的 射线 能 量 被 其 他 物 
质 吸收 后 转变 为 热能 ， 从 而 使 吸收 物 
质 温度 升 高 ， 用 量 热 计 测量 放射 性 物 
质 的 输出 功率 政和 由 放射 性 核 素 一 


次 衰变 放出 的 平均 能 量 上， 可 以 求 得 
放射 性 医 度 4。 
_ 1.6874 x10°W 
E 

4 的 单位 为 肩 里 〔Gi) ， 换 算 为 法 定 
单位 ，1Ci=3.7x100B9。 

放射 免疫 测定 仪 。radioimmunoas- 
say instrument 用 于 体外 竞争 福 放射 
免 症 分析 的 设备 。 放 射 免疫 油 定 法 的 
特点 是 不 将 放射 性 物质 引信 人 体 ， 而 
是 将 放射 性 核 察 示 踪 技术 与 免疫 学 方 
法 相 结 合 在 体外 进行 检测 。 放 射 免疫 
Pie ARBRE. ohh 
BERE. SE PRSE/ RE RE. TERM, 
数据 处 理 机 、 样 品 输 送 控制 回 、 计 数 
次 序 程序 控制 多 及 高 妖 压 电源 组 成 。 
目前 较 普 这 使 用 的 主要 有 并 错 闪烁 计 
数 器 和 免疫 计数 器 两 种 。 

BAG RAH radioimmunoassay; 
RIA 又 称 为 竞争 性 放射 饱和 分 析 


A 
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法 。 是 一 种 以 放射 性 同 世 素 标 记 抗 原 


各 样品 中 未 标记 抗原 与 不 足 量 抗体 之 | 
: 而 成 的 专门 用 于 放射 免疫 分 析 的 试剂 
; 人 意 。 广泛 用 于 生物 医学 、 病 理 和 药理 


间 特 异性 竞争 结合 反应 为 基础 的 微 基 
分 析 技 术 .，!959 年 由 美国 举 者 由 处 
# (S.A. Berson) ME OCR. S, 
Yalow) Hi, HF RMER BRE 
免疫 分 析 技 术 方 面 的 杰出 贡献 ， 获 得 


了 1977 年 诺 贝 尔 生 理学 和 医学 奖 。 


放射 性 标记 抗原 4 与 未 标记 抗原 A, 
CHG) 具有 相同 的 免疫 活性 ， 
与 不 是 量 的 抗体 4 发 生 竞 争 结 合 反 
应 , 分别 生成 AS-A, Ml A-A 复合 
H, 4A, HA, 为 恒基 时 ， 加 人 的 
AE, ERA A E, WARA 就 
多 ， 达 到 平衡 后 ， 分 离 出 来 的 复合 牺 


中 的 放射 性 活 度 减弱 ， 而 留 在 抗原 分 
离 物 内 的 放射 履 活 度 就 大 ， 即 复合 物 | 


的 放射 性 活 度 与 4, BRR. Mi 
了 分 离 出 来 的 复合 物 中 的 放射 性 活 度 
就 可 以 计算 出 A, E CHATE 
析 的 灵 繁 性 和 抗原 抗体 反应 的 特异 性 
结 含 起 来 ， 优 点 是 灵敏 度 高 ， 可 测 出 
ABD a RMR, eh 
物 测定 法 所 无 法 比拟 的 ;特异 性 强 ; 


精确 性 好 ， 样 品 用 量 少 ; 测定 方法 易 | 


规范 化 和 自动 化 。 缺 点 是 需要 特殊 的 
仪器 设备 和 一 定 的 防护 条 件 ， 某 些 同 
位 素 标 记 物 的 半 训 期 较 短 实 验 废物 难 
以 处 理 ， 对 环境 造成 放射 性 污染 。 可 
用 来 检测 药物 中 毒 和 代谢 ， 分 析 多 
K. SA. RALE, HANE 
的 生理 和 药理 作用 等 ,在 医学 、 药 物 
和 和 生物 学 中 有 着 广泛 的 应 用 。 
放射 免疫 分 析 试 剂 例 


noassay kit 


radioimmu- 


FA AE bh ic Pt CARE | 


an). ROSTER Rica OR. RE 
性 抗体 和 分 离 剂 及 操作 说 明 书 等 组 合 


研究 、 临 床 诊 斯 等 领域。 

放射 免疫 淡 第 电泳 自 显影 法 ra- 
dioimmuno-recketphoresis autography 
HEEK E kE EL 
WAH A BER, HRR T 1% PAE 
内 的 适当 浓度 的 抗体 制 成 平板 ， 在 其 
一 端 打 一 排 小 妨 ， 加 入 一 定量 揭 标 记 
抗原 和 血清 ， 在 电场 作用 下 ， 和 应 清 搞 
eric hit i EEA R ka 
过 程 中 ， 不 断 与 抗体 形成 复合 物 ， 沉 
淀 在 谨 脂 板 上 ， 形 成 似 火 稍 状 的 沉 演 
峰 。 洗 去 板 上 游离 物 ， 干 燥 后 ， 将 板 
与 和 射线 胶片 紧密 地 贴 在 一 起 ， 射 
线 使 胶片 感光 形成 潜 影 ， 经 显影 和 定 
影 后 ， 得 到 火箭 状 的 黑 像 ， 与 标准 火 
第 峰 高 度 相 比 ， 可 以 确定 血清 样品 中 
的 抗原 含量 。 方 法 简 便 ， 特 异性 强 ， 
但 检测 时 间 长 。 

放射 热 分 析 emanation thermal a- 
nalysis; ETA 在 程序 控制 温度 下 ， 
测 基 物质 释放 出 的 放射 性 物 与 温度 的 
关系 的 -种 技术 。 该 法 通常 在 所 研究 
的 试 样 中 加 入 具有 较 高 检测 灵敏 度 的 
放射 性 惰性 气体 ， 遂 过 试 样 移 出 的 放 
射 性 气体 速率 的 变化 ， 可 间接 反映 出 
与 试 样 表面 积 变化 或 气体 扩散 条 件 有 
关 的 所 有 过 程 ， 如 闫 相反 应 、 热 分 
和 解 、 相 转变 、 唱 型 变化 、 烧 结 等 。 肯 
前 ， 已 广泛 应 用 于 国 态 化 学 、 催 化 
剂 、 陶 瓷 材 料 、 高 聚 狗 、 粉 末 冶 金 等 
领域 ， 例 如 ，H,; 和 0, 的 混合 气体 在 


200 fang 放 


用 Rn Ri RAM E AREE E Yo 
研究 结果 表明 ， 当 在 铂 箱 上 进行 第 一 
阶段 的 催化 反应 时 ，Ro 的 释放 速率 
是 增 大 的 ， 这 是 由 于 催化 剂 铂 箱 表面 
原 反 应 引起 的 。 

OTE radioactivity “不 稿 定 核 素 
自发 放出 a. B. y 射线 或 粒子 的 现 
象 。 放 射 性 现象 是 法 国 物理 学 家 贝 可 
HR (A. H. Becquerel) F 1896 年 首 
FREH ARTERE 
自发 放出 射线 的 特性 ， 称 为 天 然 放 射 
性 ; 通过 核反应 人 工 制造 的 放射 性 局 
位 喜 自 发 放出 射线 的 特性 ， 称 为 人 工 
放射 性 。 放 射 性 现象 是 由 原子 核 内 部 
变化 引起 的 ， 与 核 外 电子 状态 的 改变 
关系 很 小 ， 研 究 放 射 性 现象 是 了 解 原 
子 核 的 重要 手段 之 一 。 

放射 性 标记 方法 radiolabelling 
method 用 易于 检测 的 放射 性 核 察 给 
某 种 化 合 物 分 子 打 上 “记号 ”的 方 
法 。 标 记 的 方法 有 化 学 合成 法 、 生 物 
化 学 法 、 同 位 素 交 换 法 、 辐 射 合成 法 
和 热 原子 反 冲 标记 法 等 ， 常 用 的 是 前 
三 种 方法 。 化 学 合成 法 是 制备 SH、 
“C, FP, SA” Se MRIS 
物 最 有 效 的 方法 ， 优 点 是 能 控制 标记 
原子 在 被 标记 分 子 中 的 位 置 、 产 品 的 
纯度 和 上 比 活 度 ,但 不 能 得 色 纯 光学 异 
WA, 不 适合 于 标记 生物 大 分 子 。 生 
物化 学 法 是 制备 “<C、32P、#Ss 高 比 放 
射 性 活 度 、 高 产 额 并 能 保持 天 然 构 型 
的 标记 化 合 物 的 重要 方法 。 同 位 素 交 
换 法 适用 于 标记 ?H、”S、 和 ”1， 优 
点 是 操作 简便 ， 适 宜 于 制备 天 然 化 合 


物 或 结构 复杂 的 药物 标记 化 合 物 ， 缺 
点 是 标记 位 置 不 可 预知 ， 放 射 性 比 活 
Hk, FARA AR RA 
用 率 低 。 

放射 性 标记 化 合 物 radio-labelled 
compound 用 放射 性 核 素 取代 化 合 物 
分 子 的 一 种 或 凡 种 原子 使 之 能 被 识 
Dl, FRE TRAM LE, CH 
未 标记 化 合 物 具有 相同 的 化 学 和 生物 
性 质 ， 并 可 利用 其 放射 性 进行 追踪 。 
常用 的 标记 方法 有 化 学 合成 法 、 生 物 
化 学 法 、 同 位 紊 交换 法 。 标 记 化 合 物 
用 途 非常 广泛 ， 如 在 医学 上 用 于 疾病 
诊断 、 病 理 研究 、 脏 器 显 像 、 功 能 检 
查 、 免 疫 分 析 等 方面 ， 在 环境 科学 方 
面 研究 微量 元 素 在 环境 中 的 迁移 转 
化 ， 在 农业 上 和 研究 植物 生理 、 肥 效 、 
农药 残 毒 、 光 合作 用 等 ， 在 工业 上 斌 
究 金属 腐蚀 、 机 械 磨 损 、 管 道 检 尘 
等 ， 在 水 文 水 利 领域 研究 港口 海湾 底 
沙 的 分 布 和 运动 、 水 库 检 油 、 流 量 测 
定 等 ， 在 基础 科学 中 研究 化 学 反应 机 
理 、 新 陈 代 谢 、 细 胞 分 虱 等 。 
HERE radioactive stand- 
ard solution 能 满足 一 定 物 理 北 学 手 
GEOR, RANCHES 
过 的 用 作 放 射 性 标准 的 溶液 。 其 浓度 
一 般 以 质量 浓度 Bq - g CR) 表 
孙 ， 并 给 出 不 确定 度 。 放 射 性 标准 溶 
SRA me. HI, Hea ee 
准确 。 

放射 性 滴定 radiometric titration 
一 种 以 放射 性 化 合 物 为 滴定 剂 或 被 滴 
ER ABBE COE PS EE 
对 痪 定 体积 变化 的 转折 点 确定 漓 定 终 
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点 的 容量 分 析 方 法 。 沉 淀 滴定 法 最 适 
合 于 放射 性 滴定 ,因为 在 滴定 过 程 中 能 
间 时 进行 分 离 , 典 型 的 实例 是 用 放射 性 
Ag' 标准 溶液 滴定 局- MATERE 
也 用 于 络 合 滴定 与 氧化 还 原 滴 定 。 该 
方法 灵敏 度 比 常规 滴定 法 高 

放射 性 电 高 检测 器 radio ionization 
detector ”利用 电离 室 中 放射 源 特定 
射线 的 作出 ,使 被 测 物质 通过 电离 室 ， 
产生 离子 流 的 变化 而 进行 检测 的 一 类 
检测 器 的 总 称 ,包括 电子 但 获 检测 器 、 
SL BUSS E ROBE .电离 截 
面 检测 器 .电子 迁移 率 检测 器 等 。 

ROAR radioactive protection 
避免 或 减弱 放 革 性 物质 及 其 辐射 伤害 
人 二 或 其 他 对 象 的 措施 。 放 射 性 物质 
对 人 体 的 损害 ,一 是 它 进 入 人 体内 引 


起 的 生物 化 学 毒性 . 二 是 辐射 体内 、 | 


外 照射 引起 的 损 覆 。 内 照射 防护 主要 
是 采取 措施 隔断 放射 性 物质 进 人 人 体 
的 各 种 途径 ， 外 照射 防护 主要 是 缩短 
受 照 射 时 间 ， 尽 量 远离 辐射 源 和 采取 
屏 藏 措施 . 

BAER activity BOHR 
HEFTE, Æ d 时 间 闻 隔 内 ， 一定 
量 放射 性 核 素 发 生 的 核 衰 变数 为 dN, 


则 放射 性 活 度 A= OT AN, RAN 


是 上 时 刻 该 放射 性 核 素 的 原子 核 数 
目 , A 是 该 放射 性 核 察 的 衰变 常数 。 
它 的 单位 是 贝 可 《8Bq)，1 Bg=1 
裂变 .8 '。 

BR aN YE He radioactivity monito- 
ring 放射 性 监测 的 任务 是 对 某 地 区 


| 空间 照射 量 、 可 电离 辑 射 剂量 作 定 期 


或 连续 的 测定 。 测 证 的 主要 对 象 是 a 
射线 、B 射线 、Y 射线 和 中 子 等 。 由 
于 环境 样品 中 放射 性 物质 含量 一 般 较 
低 ， 用 通常 的 滴定 分 析 ， 甚 至 比 色 法 
都 无 法 测定 ， 应 当 用 较 灵 敏 的 仪器 
法 。 在 环境 监测 中 常用 的 放射 性 探测 
侈 右 有 气体 探测 器 、 加 体 探测 器 和 感 
光 探 测 器 。 

放射 性 检测 器 radioactivity detec- 
tor 采用 闪烁 技术 连续 监测 流动 相 愉 
射线 ， 用 以 检测 放射 性 元 素 标 记 样 品 
ASM a. ERR TEE -… 个 闪烁 
ae, APERA AR CAR EL 
S. A. E. DRESS). “ahaha 
PERAE HAE RE -5 AR e E, 
由 于 射线 的 作用 ,闪烁 物质 产生 
光 脉 冲 ， 用 光电 倍增 管 接受 ， 著 得 的 
电信 号 与 样品 浓度 成 正比 。 

放射 性 平均 奉命 average life of ra- 
dioactive atom ”一 种 放射 性 接替 所 有 
原子 存活 寿命 的 平均 值 。 平 均 寿 傅 与 
FERRA. FEMT 的 关系 是 

res gary 

放射 性 释放 法 activity release 
method A ASEE. FA 
BALE RA SHAE, “R 
Re” HPE, RR A 
射 性 气体 .通过 测量 释放 出 来 的 放射 
性 物质 的 活 度 ， 计 算 试 样 中 被 测 物质 
含量 。 如 用 放射 性 "C0 与 空气 中 OH 
在 聚 四 振 乙 烯 容器 肉 反应， 生成 放射 


| 性 “CO: 与 也 ， 用 冷冻 法 将 4CO, 从 混 


环境 (或 个 人 ) 中 放射 性 污染 物 量 、1 合 物 中 分 离 出 来 ， 注 量 其 放射 性 ， 计 
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算出 空气 中 的 OW 含量 。 

放射 性 寿命 radioactive life ”放射 
性 核 率 存活 时 间 的 长 得。 每 -种 放射 
性 核 讲 具有 特征 寿命 ， 常 用 半 大 期 
Ty 和 平均 寿命 7 表示 。 半 大 期 是 放 
PER eet Ci HEE 
蛮 到 其 初始 活 度 .- 半 所 经 历 的 时 间 。 
平均 寿命 是 … 种 放射 性 核 囊 所 有 原子 
存活 寿命 的 平均 值 . 

HIEI radioactive decay 简 
称 误 变 。 放 射 性 核 素 放射 出 辐射 后 转 
蛮 为 其 他 核 素 或 网. -种 核 素 的 不 同 能 
态 的 变化 。 最 常见 的 衰变 类 型 是 a 
AR ES, 前 者 是 由 原子 核 中 放出 
一 个 氮 床 子 核 ， 后 者 是 由 原子 核 中 放 
出 一 个 电子 。 放 射 性 原子 核 衰变 服从 
统计 规律 ， 

A= e" 
AH, A 和 4 分 别 是 起 始 时 刻 和 :时 
刻 的 放射 性 活 度 ; A 是 衰变 常数 。 议 
射 性 原子 核 的 数目 堕 时间 旦 指数 减 
少 。 放射性 原子 核 衰变 方式 有 BE 
变 、B RE. PRR, RARE 
变 、 WARE BRIE EE PTET, 
质子 衰变 、 自 发 裂变 等 。 一 种 放射 性 
核 还 可 以 两 种 或 多 种 不 同 的 训 变 方式 
按 一 定 比例 进行 误 变 。 

TEM HH radioactive decay 
constant 单位 时 间 内 放射 性 核 素 发 
BRR AIL, BEER RA 
重要 特征 之 一、 放射 性 衰变 是 统计 性 
Hi, Bees Rt PER ROY ON, 
E de HEARE 4 ee a HAH 
aN, WETAN 


_ _1dN 
T AW dt 


A WRAZ: A 与 半音 期 天 ,的 


关系 是 =O A 值 大 的 放射 性 


BETTER, AURA 
HE. 

BUTE BM radioisotope ”同一 
放射 性 元 素 中 具有 不 同 质 基 数 的 一 些 
原子 品种 。 黄 国 放 射 化 学 家 宕 过 
(F. Soddy) 根据 无 法 用 化 学 分 离 手 段 
分 开 的 元 素 可 以 排列 在 周期 表 同 一 位 
ERM, 1910 年 首先 握 出 了 放射 
性 同位 素 的 概念 。 

放射 性 同位 素 示 踪 法 radioisotope 
tracer method ”用 放射 性 同位 索 或 其 
标记 化 合 物 ， 通 过 测量 放射 性 指示 和 
追踪 与 其 相应 的 元 素 或 化 合 物 的 化 学 
反应 机 理 、 药 物 代 谢 过 程 、 物 质 在 环 
境 中 的 迁移 转 化 规律 等 的 方法 。 该 法 
灵敏 度 商 ， 可 测定 10 ~ 107" 的 
微量 物质 ， 首 全 于 在 生理 条 件 下 进行 
试验 且 能 定位 ， 在 生物 侣 成、 药物 代 
H., APR. RAR. MALH 
以 及 其 他 科学 研究 中 都 育 广泛 
的 应 用 。 

放射 性 污染 监测 radioactive con- 
tamination monitoring 人 类 活动 排放 
HR BON TERS Bey, PERN TE 
ARES KIRA RB Tt SR ALE AY 
标准 。 帮 射 性 污染 物 是 指 各 种 放射 性 
核 素 ， 它 与 一 般 的 化 学 污染 牺 有 显著 
区 别 ， 即 放射 性 污染 物 的 放射 性 与 其 
化 学 状态 无 关 。 每 -种 放射 性 核 率 都 
有 一 定 的 半 襄 期 ， 能 放射 具有 一 定 能 
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BHR. MER RHA ITE H 
a, TERAKT RCA RS 
ATOR RAK RK YE A 
然 界 得 到 稀释 和 迁移 。 BERR Oy 
被 生物 谨 集 ， 使 某 些 动 物 、 植 物 ， 特 
PE kE EHEAR ERR 
PRE COP EP Ae A AE 
TIAR BT ED Be BS EE 
浓度 、 种 类 和 变化 情况 等 进行 监 油 。 
放射 性 元 素 radioactive elements 
其 所 有 同位 素 都 具有 改 射 性 的 元 素 。 
分 天 然 放射 性 元 察 和 大工 放射 性 元 
素 。 天 然 放 射 作 元 案 是 指 最 初 从 天 然 
产物 中 发 现 的 放射 性 元 窒 铀 、 针 、 
th. Hi. Ml, Gi. BE, AIK 
射 性 元 素 是 指 最 初 通过 人 工 核反应 合 
成 的 放射 性 元 素 ， 合 成 的 第 一 个 大 工 
放射 性 元 素 是 周期 表 中 的 第 43 号 元 
RB (1937 年 ) 、 以 后 允 陆 续 合 成 了 
IE. E. iE. a e E 
W G1. BH. AA 104 ~ 109 
2m. 

RMA radioactive indicator 
化 学 性 质 和 生物 学 特性 与 被 示 踪 物 质 
相同 或 相近 的 物质 。 可 用 它 指示 和 扎 
踪 实 验 系 统 内 被 示 踪 物 的 分 布 、 迁 移 
转化 和 累积 规律 。 如 用 放射 性 锣 来 研 
究 儿 在 体内 的 动力 学 ， 用 放射 性 碳化 
HARA RE AMR Roe. 
SLASHER RRR. 

放射 源 radioactive source 用 天 然 
或 人 工 放 射 性 核 罕 制 成 的 、 以 发 射 菜 
种 辐射 为 特征 的 制 草 。 习 惯 上 将 用 于 


Y 辐射 照相 探伤 、 放 射 治疗 、 辐 射 加 | 


工 、 辐 射 效 应 研究 等 的 放射 源 专 称 


| 为 罩 射 源 。 按 所 释放 射线 的 类 型 ， 分 


为 a 放射 源 、B 放射 源 、Y 放射 源 、 
中 子 源 等 。 基 于 放射 源 发 出 的 射线 与 


i 物质 相 半 作用 所 产生 的 电离 、 吸 收 、 


散射 、 活 化 等 区 应， 放射 源 可 用 于 放 
射 性 静电 除 侍 、 射 线 照 相 探伤 ， 辐 射 
THAR, ， 镍 作 放 射 治疗 源 、 福 化 分 


| 煌 的 中 子 源 、 电 真空 管 电离 源 ， 制 作 


SRI, ROR RE SE 
电子 捕获 鉴定 器 、 密 度 计 、 厚 度 计 、 
料 位 计 、 中 子 水 分 测定 仪 等 ， 以 及 用 
FRA. WNIT. AHS 
存 、 辆 射 化 学 研究 等 。 

St AR autoradiography 在 
纸 色谱 或 薄 层 色谱 中 用 来 显示 被 分 高 
放射 性 组 分 色谱 位 转 的 一 种 方法 ， 主 
要 用 于 放射 性 物质 的 色 详 分析。 放射 
活 住 的 物质 可 以 使 照 和 相 底片 感光 ， 将 
展开 生得 到 的 色谱 纸 或 薄 层 板 放 在 包 


| 有 黑 纸 的 照相 底片 上 ， 使 之 感光 ， 由 


底片 感光 的 部 位 就 可 确定 色谱 图 上 放 
射 性 化 合 物 的 位 置 。 也 可 用 放射 性 记 
数 装置 来 测定 纸 或 薄 层 板 上 放射 性 化 
合 物 的 位 置 。 

放射 自 显 影 术 autoradiography; 
ARG 利用 照相 乳胶 记录 和 探测 样品 
中 放射 性 物质 所 在 位 置 和 数量 的 技 
术 。 故 射 作 核 罕 放射 移 射 线 使 照相 乃 
胶 中 的 卤化 银 电 高 形成 潜 影 ， 显 影 后 
形成 可 见 的 黑 影 (放射 性 的 “ 自 
像 -)， 反映 了 样品 中 放射 性 的 位 置 
和 数量 。 它 分 为 三 种 类 型 : 宏观 自 显 
影 ， 用 来 研究 放射 性 示 降 剂 在 宏观 样 
品 中 的 分 布 ; 光学 晶 微 镜 自 显影 ， 用 
来 研究 放射 性 示 踪 剂 在 组 织 或 细胞 中 
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的 分 布 ; AS RRA, MEW 
究 放 射 福 示 踪 剂 在 细胞 各 组 成 结构 中 
的 分 布 。 该 法 设备 简单 ， 操 作 方 使 ， 
定位 精确 ， 可 以 定量 ， 在 生物 医学 和 
科学 研究 中 应 用 广泛 。 

飞行 时 间 质 量 分 析 器 iime of flight 
mass analyzer 一 种 结 愧 最 简单 的 质 
划分 析 器 。 主 要 由 一 个 长 度 世 的 无 场 
真空 管 (BEE) 构成 。 质 荷 比 为 
mz 的 离子 从 离 了 源 被 加 速 (加 速 电 
FAV) 引出 后 ， 进 人 无 场 室 间 ， 经 
过 一 定时 间 + Bb ea Bk RB 
蹦 ， 不 同 质 荷 比 的 离子 因 速度 不 同 ， 
到 达 固 定 距 离 所 需 的 飞行 时 间 不 同 ， 
其 运动 方程 可 写 为 


HY, LAERT, Kir ! 
与 质 荷 比 的 平方 根 成 正比 。 潮 定 飞行 
时 间 + 即 可 确定 mx 的 值 。 这 种 依据 
飞行 时 间 来 测定 质量 的 分 析 器 叫 飞 行 
时 间 质 量 分 析 器 。 

“CTR time-of-flight masa- 
spectrometry; TOFMS 一 种 根据 离子 
飞 到 检测 极 所 需 的 时 间 来 确定 离子 的 
荷 质 比 的 分 析 手 段 ， 属于 质谱 的 一 
种 。 这 种 质谱 仪 的 质量 分 析 器 是 一 个 
离子 漂移 管 。 由 离子 源 产 生 的 离子 加 
束 后 进入 无 场 灌 移 管 ， 不 同 质量 的 离 
子 的 飞行 速度 不 同 ， 从 而 将 把 不 同 质 
量 的 离子 按 mz 值 大 小 进行 分 离 。 特 
ABT RM FRR, HEE 
, BREER, RMR, E 
村 缺点 是 分 辨 率 低 。 20 世纪 90 年 代 
由 于 技术 上 的 突破 ， 分 辩 率 得 到 很 大 


的 提高 ， 飞 行 时 间 质 谱 悦 已 成 为 当今 
质谱 仪器 发 展 的 主流 。 一 般 利用 离子 
RRR RDA Tit, PRA 
BTEMR BE KT. HE KAT 
间 就 可 以 获得 离子 的 质量 ， 从 而 进行 
成 分 分 析 。 其 质量 分 辩 率 以 及 分 析 的 
质量 数 要 比 次 级 离子 质谱 高 得 多 ， 特 
别 透 合 有 机 化 合 物 、 高 分 子 材料 以 及 
生物 物质 的 研究 。 

非法 拉 第 电流 nonfaradaic current 
See AE Sp DOA ARES, ARREA 
FEHER, eRe ae 
#2. ALF a BE SE eR 
夯 的 吸附 。 

JEA Æ HE heterocedasticiy 各 
个 方差 之 间 在 统计 上 有 显著 性 差异 。 
车 各 方差 之 间 在 给 定 显著 性 水 平 没 有 
显著 性 差异 ， 则 称 为 方差 齐 性 ， 评 称 
等 方差 性 、 辣 方差 性 或 方差 一 至 性 。 

WARE non-radiative transi- 
tion 电子 下 一 个 能 级 过 渡 到 另 一 个 
能 级 ， 称 为 跃迁 。 原 子 获得 能 量 后 ， 
FL FA BER fe RRR. TER 
WaT, MRA TB (10's) 
由 高 能 级 向 低能 级 跃迁、 释放 出 光 
子 ， 称 为 自发 发 射 。 原 子 在 某 些 高 能 
组 比较 稳定 ， 可 以 停留 较 长 的 时 间 
(10 -say， 这 种 能 级 称 为 亚 稳 态 。 原 
子 由 激发 态 以 非 辐 射 方 式 向 平稳 态 或 
ESKI., TERET. RAMY 
Fit. 

非 共 所 原子 荣光 non-resonance 
atomic fluorescence “SRR TH 
射 波长 与 受 激 原 子 发 射 的 荧光 波长 不 
相同 时 ,产生 非 共振 原子 荧光 。 非 共 
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RAF RAGE GRAIG. MRE 
RAR RI, ERRE 
过 程 如 下 图 。 


FERRER IE 
ARETE, 8 一 起 源 于 亚 稳 态 


BERERE 
A— ERRER: BARRER 


皮 斯 托 克 斯 荧光 
a 一 起 源 于 亚 稳 态 ; B 一 起 源 于 基态 
非 还 原粮 测定 determination of 
nonreduced sugar 采用 酸 解 方法 把 样 
品 中 非 还 原粮 转化 为 还 原 糖 后 ,， 按 还 | 


原粮 测定 总 糖 量 ， 减 去 还 原 糖 量 得 非 


还 原 糖 量 。 和 参见 铁 帮 化 钾 法 测定 还 原 


i ME. 


SEAR TE E7248 non-polar stationary 
phase 对 分 离 起 实质 性 作用 的 固定 
相 表 面 的 功能 分 子 为 非 极 性 化 合 物 的 
固定 相 。 非 极 性 有 机 分 子 {如 硅烷 、 
Te) 通过 化 学 键 合 连接 在 疗 定 相 


| 表面 的 为 非 极 性 键 合 固定 相 ， 通 过 吸 
| 附 作 用 固定 在 固定 相 表面 的 为 非 极 性 
| 包 覆 固定 相 。 非 极 性 固定 相 是 液 相 色 


谱 中 应 用 最 密 的 周 定 相 。 

非 极 性 键 合 相 non-polar bonded 
phase 硅胶 表面 键 合 了 非 极 性 有 机 
基 团 径 基 硅烷 的 固定 相 。 常 见 的 烃基 
APA. CH. $A, TARE, + 
ISCAS, HPUH RERS 
相 《 简 称 ODS 或 Ce) 应 用 最 广泛 。 

SMARTER non-metal ion 
sensor 可 用 于 监测 非 金 属 离子 的 传 
EEG 

非 均 句 增 宽 inhomegeneous broad- 
ening ESR #8 a U4 Ae 
和 非 均匀 增 宽 两 类 。 在 非 均匀 增 宽 的 
情 涡 下， 样品 中 各 个 未 绸 电子 是 外 于 
各 自 上 略微 不 同 的 有 效 嫉 场 中 ， 因 此 ， 
当 外 磁场 扫描 时 ， 各 时 刻 只 有 - -小 部 
分 的 自 族 是 处 于 共振 状态 ， 所 观察 到 
的 谱 线 是 大 量 个 别 分 量 香 加 的 结果 ， 
但 各 个 分 车 之 间 有 微小 的 共振 位 置 不 
同 ,结果 合成 的 波 包 近 于 高 斯 线 型 。 
另 一 种 非 均匀 塔 宽 是 ,在 谱 线 的 波 包 
中 某 一 特殊 点 上 可 能 由 于 选择 性 攀 和 
MSRP PH, BRAT LF 
能 态 具 有 布 居 数 相等 的 情况 。 造 成 非 
均匀 增 宽 的 主要 原因 有 ; (1) 磁场 不 
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均匀 ; (2) 无 规 取 向 体系 中 的 各 向 异 
性 相互 作用 ; (3) 存在 尚未 分 辩 出 来 
KARM. BARK. 

非 能 斯 特 行 为 non-Nernstian be- 
havior 广 祥 的 非 能 斯 特 行为 是 指 实 
际 电位 与 按 Nemet 方程 理论 计算 结果 
的 偏离 。 例 如 ， 对 pH 琉璃 膜 电极 而 
R, ， 当 被 测 游 液 的 pH ARAB, 
浏 得 的 pH fe (ADA fA) 将 不 符合 
由 Nernst 方程 表述 的 膜 电 位 ， 从 而 产 
生 所 谓 pH 玻璃 膜 电 极 的 “ 酸 误 差 " 
BR “BRIE” 

非 破 坏 性 检测 器 non-destructive 
detector ”检测 过 程 中 不 改变 样品 化 学 
结构 积存 在 形态 的 检 注 器 。 如 紫外 -可 
见 光 、 红 外 、 电 时 和 示 差 折光 检测 器 
BOR i o 

非 强制 检定 optional verification 
由 计量 器 具 和 合用 单位 自己 或 委托 具有 
社会 公用 计量 标准 或 授权 的 计量 检定 
机 构 ， 恢 法 进行 的 一 种 检定 。 是 对 强 
制 性 检定 范围 以 处 的 计量 器 具 所 进行 
的 一 种 依法 检定 ， 计 量 回 具 法 制 管理 
的 男 一 种 形式 ， 具 有 法 制 性 ， 受 蔷 律 
约束 ， 因 此 必须 遵守 有 关 计 量 检 定 规 
程 。 它 与 强制 性 检定 的 区 别 在 于 : 强 
制 性 检定 由 政府 放量 行政 部 门 实施 监 
督 管理 ， 非 强制 性 检定 由 使 用 单位 自 
行 依法 管理 ， 政 府 计量 行政 部 门 对 其 
进行 监督 检查 .。 

JEME FEE nonthermal type at- 
omizer 用 韭 热 方式 使 样品 原子 化 的 
原子 化 器 。 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 
研究 最 多 的 非 热 原子 化 器 是 阴极 溅 射 
原子 化 器 。 利 用 辉 光 放电 产生 的 正 商 


子囊 击 作为 阴极 的 试 样 表 商 ， 使 坛 样 
表面 的 被 测 元 素 原 子 化 。1987 年 美国 
Analyte 公司 推出 了 第 一 台 具 有 阴极 溅 
射 源 子 化 器 的 珠子 吸 收 分 光 光 度 计 ， 
1997 年 Leeman 公司 在 BCEIA 会 上 展 
出 了 带 有 阴极 识 射 原子 化 器 的 新 型 原 
子 上 吸收 分 兴 交 度 计 ， 该 仪器 可 快速 性 
序 分 析 30 个 元 素 。 非 招 原 子 化 器 的 
优点 是 ， 原 子 化 过 程 不 受 温 谋 的 影 
啊 ， 高 温 气 相 化 学 干扰 比 热 原子 化 法 
小 ， 基 本 消除 了 难 熔 碳化 物 的 形成 ; 


i 原子 化 时 间 较 长 ， 有 利于 老 元 素 同 时 


测定 ， 线性 动态 范围 宽 ， 能 进行 固 福 
PERM; 能 同时 测定 基 
体 元 京 和 杂质 元 系 ， 亦 能 直接 测定 
me. W RESALE. 

IER X WMS nondis- 
persive X-ray absorption analysis 与 化 学 
分 析 中 应 用 白色 光 的 比 色 法 或 光 讼 法 
相似 的 X 射线 吸收 分 析 法 。 本 法 是 利 
用 射线 源 发 射 的 、 未 经 色散 的 原 级 
X 射线 束 直 接 透 过 厚度 相等 、 级 成 相 
似 的 试 样 和 标 样 ， 根 据 稀 射 GTS 
强度 随 符 测 元 素 含 量变 化 的 规律 ， 妈 
朗 伯 -比尔 定律 ， 对 试 样 中 的 待 测 元 康 
进行 定量 测定 。 

非 色散 原 于 荧光 分 析 佼 ”non-dis- 
persion atomic fluorometer ”原子 荣光 分 
PRATER TF SOC TI Ss RK 
AF RIAD. BIN E 
基本 相似 ， 区 别 在 于 单 名 器 部 分 。 两 
类 仪器 的 光路 图 分 别 如 图 (a) (b) 所 
示 。 非 色散 型 仪器 的 色散 系统 对 分 辩 
能 力 要 求 不 高 ， 但 要 求 有 较 大 的 集 光 
Ae, PAB BPA Rt. ES 
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作用 是 几 来 分 离 分 析 线 和 邻近 谱 线 ， 
妖 低 背景 。 非 色散 型 仪 露 的 优点 是 照 
HARK, WARRE, REEM 


大 , BM SRA, Mea ， 


单 , 操作 方便 。 缺 点 是 散射 光 的 
影响 大 。 


A Sat iD 


be 


> LH CRI) 
(a) 非 色散 型 


AR) 透镜 


is 


(>) 色散 型 


非 水 滴定 nonaqueous titration 或 
称 非 水 滚 液 滴定 (titration in nonaque- 
ous sajution) 。 主 要 指 为 解决 水 难 深 的 
AiR. BM, RM. RURAK HP 
不 能 进行 的 多 元 酸 、 碱 的 分 步 滴定 和 
混合 酸 的 分 别 滴定 等 问题 ， 和 而 采用 在 
水 以 外 的 各 种 溶剂 中 进行 滴定 的 一 类 
容量 分 析 法 . 非 水 滴定 中 常用 的 洲 剂 
HS} ORE. BEE. PER RHE 
i, PORCH. AEBRH SA 
PEPER, SUAS, BEAR SE, TAGE AB 
ERE HE YEE BF Fae 
RS UC RR UAEERKE 
等 为 指示 剂 ; WE SRN & AR 


M, WZ, LENF, MERRI 
TERS ALR RRA, A 
甲 基业 等 为 指示 剂 。 滴 定时 亦 可 用 电 
位 法 确定 终点 。 深 剂 和 试 样 中 的 水 分 
多 道 过 与 乙酸 本 或 金属 钠 的 反应 除 


+ 去 ,由 于 温度 对 有 机 洲 谢 体 碍 的 影响 


BOK, BE Mi aR Be A 
下 进行 ， 

非 水 系 凝 胶 色 谱 柱 non-aqua-sys- 
tem gel column ”适用 于 非 水 系 凝 胶 色 
TE (RA Be WBE i ae BE a a oS) 
分 离 的 色谱 柱 。 因 为 非 水 系 凝 蒂 色 谱 
使 用 的 流动 相 是 可 以 注解 非洲 胶 状 此 
Cie GD FILE i Le 
剂 ， 因 此 ， 其 固定 相 是 不 被 这 样 的 有 
机 浪 剂 上 所 溶解 的 多 和 孔 性 涂 胶 状 际 乙 
烯 微粒 。 

非 水 相 色 谱 nonaqueous phase chr- 
omatography LABKE A HL ME 


| 波动 相 的 色谱 体系 。 如 以 极 性 有 机 深 


剂 和 非 极 性 固定 析 组 成 的 色 诺 体系 称 
非 水 反 相 色谱 。 

非 弹性 光 散 射 inelastic scattering 
FERRY PP RE (th 
射 、 荧 光 ) 各 热 声波 {如 布 里 渊 散 
射 ) 而 引起 的 散射 现象 ， 它 导致 散射 
KARME (EEFE). 

JERA PEREN inelastic collision 用 
量子 理论 解释 光 散 射 现象 时 ， 若 光子 
与 分 子 发 生 碰 擅 的 过 程 中 ， 光 于 不 仅 
改变 运动 方向 ， 而 且 光 子 与 分 子 之 章 
还 发 生 能 量 交 换 ， 这 类 磁 擅 就 称 为 非 
弹性 碰 境 - 

JEA EHA AFE inelastic mean 
free path; IMFP 具有 一 定 能 量 的 电 
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FRSA REE RE ZA 
离 的 平均 值 。 在 表面 分 析 中 是 一 个 重 
要 参数 ， 可 以 用 来 估计 具有 不 同 能 量 
的 电子 所 携带 的 信息 深度 ， 在 AES 和 
XPS 的 定量 分 析 中 还 可 以 用 它 来 计算 
PAR RUT RRP. MEE 
它 可 由 介 电 常数 算出 一般 来 说 ， 金 
属 的 非 弹 性 平均 自由 程 《lnm) #E 
氧化 物 小 ， 而 有 机 材料 的 非 弹 性 平均 
自由 程 较 大 《3 ~ Snm) 。 

非 弹性 散射 inelastic scattering 36 
子 与 务 子 相 互 作用 过 程 中 ， 因 光子 与 
分 了 之 间 发 生 能 量 交 换 。 从 而 使 光子 
散射 频率 发 生疏 变 的 散射 。 拉 下 散 
射 、 布 里 渊 散 射 部 属于 非 弹性 散射 。 

SEER non-specific absorption 

在 原子 化 过 程 中 产生 的 氧化 物 、 沿 
化 物 、 盐 类 分 子 等 对 人 射 辐 射 的 吸 
收 。 它 与 共振 吸收 线 的 特征 吸收 不 
同 ， 与 被 测 元 京 原子 的 能 级 机 合 量 无 
KX, 表现 为 带 状 吸收 。 它 形成 背景 要 
MERTEKE, SRR 
增高 ， 在 分 析 中 ,要 设法 校正 非特 征 
吸收 所 形成 的 背景 。 

JERE SEA = non-adsorptive sup- 
pot 用 于 非 吸附 和 机理 的 色谱 填料 。 
洲 质 在 这 种 填料 表面 不 是 以 吸附 相互 
作用 被 保留 ， 而 是 以 其 他 机 理 {如 分 
配 、 离 子 交 换 等 等 ) AW, 

FER = non-ahsorption line 不 
对 人 射 的 特征 辐射 产生 吸收 的 谱 线 。 
可 用 邻近 分 析 线 的 非 吸 收 线 来 校 
EWR. 

JF $ ti 3} FR non-linearity aptit 
stream 在 毛细 管 柱 色 谐 中 , 分流 进 


样 对 样品 产生 的 歧视 现象 ， 即 在 分 流 
后 , FACE HMR BAR. Sas 
JAMAE GPE a AE TER, 
这 给 定性 、 定 量 分 析 带 来 较 大 的 误 
=, ARAE RSA aS OR 
Se LR 

非 线性 光学 “nonlinear opties 与 入 
射 光 的 振幅 不 成 比例 ， 出 现 2 次 方 以 
上 高 次 效应 的 光学 现 彰 。 非 线性 光学 
的 研究 内 容 和 包括 光 的 高 频 发 射 在 内 的 
THRE. PUA, BES hr Se ay, 
eth B.S TIEB. 5% 
强度 有 关 的 折射 率 变化 、 谱 线形 状 种 
中 心 频 宰 变化 以 及 与 土 述 过 程 有 关 的 
现象 。 分 子 与 光 作 用 时 ， 分 子 被 极 
化 ， 甚 偶 极 距 用 量子 力学 中 的 摄 动 论 
计算 强 电 磁场 中 物质 的 响应 西数 、 然 
后 通过 电磁 波 方 程式 导出 放射 场 中 的 
变化 。 对 了 于 电 葡 场 以 及 物质 体系 可 同 
时 用 量子 化 处 理 ， 用 名 重 过 程 进行 描 
$, 但 光子 的 多重 性 与 手动 计算 的 次 
数 没 有 简单 对 应 关系 。 

对 具有 非 线性 关系 的 因 变 量 与 自 变 量 
进行 的 呵 归 分 析 。 处 理 非 线性 回归 的 
基本 方法 是 ， 通 过 变量 变换 ， 将 非 线 
性 回 昌 化 为 线性 回归 ， 扔 后 用 线 竹 男 
HFEA., ON RT BK yy = e+ 
blog x， 通 过 将 log x FEM X HER 
了 线性 函数 y=a+ bX, (REM, Rt 
变量 变换 可 以 将 矫 函 数 、 指 数 函 数 、 
S 型 函数 转变 为 线性 函数 。 

非 线性 流光 光谱 学 nonlinear laser 
spectroscopy HEERSER 
值 后 ， 会 在 被 照射 物质 中 引起 非 线性 
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光学 效应 ， 从 而 造成 种 种 非 线 性 光谱 
现象 。 例 如 ， 激 光 能 级 粒子 数 分 布 变 


te, PrE HS, 目前 比较 | 


AAs ERR EAR AAR EG FE 
谱 术 ， 它 们 者 能 克服 由 于 志 诬 勒 增 宽 
效应 造成 的 精细 光谱 结构 济 没 作用 ， 


从 而 获得 极 高 的 光谱 分 辩 率 ， 在 光谱 | 


精细 结构 研究 和 较 高 分 辨 光谱 分 析 工 
作 中 发 挥 很 大 作用 。 

ARES TE Fr IE non-linear Raman 
spectroscopy HHE Hedi SB ak Nay PAE 
KROGH. BARRE Bee, 

SESE EH BRAY non-linear Raman 
effect 在 线性 拉 曼 效应 中 ， 人 入 射 光 的 
AA E FANAT ERRER 
EPH, POE RERE, PaE, 而 
SRR Bk OE A OE 
RKA, HRE ERAR AE BR 
EREEREER, hikt 
射 ， 称 之 为 非 线 性 拉 昌 散射 效应 。 超 
拉 遇 效应 、 受 激 拉 虹 效 应 、 道 拉 蜡 将 
应 和 相干 反 斯 托 克 斯 拉 曼 效应 都 是 非 
线性 拉 芝 效应 。 

SEIRE E method of non-linear 
interpolation ”用 阿 贝 比 长 仪 或 测量 显 
微 先 测量 波长 的 方法 是 先 测 出 谱 线 间 
的 距离 ， 再 把 它 换算 为 诺 线 的 波长 。 
换算 的 方法 -- 般 有 三 种 -一 -线性 内 揪 
法 、 非 线性 内 捅 法 、 哈 特 曼 内 插 法 。 
通常 谱 线 的 分 布 是 非 线性 的 ， 常 用 非 
线形 内 插 法 。 根 据 非 线性 方程 沁 ， 末 
知 谱 线 的 波长 为 

AzA, +tal+oP + -e 
FH, Ao, a, b … 为 待定 系数 ; 1H 
未 知 谱 线 的 测量 读数 。 车 取 二 次 形 


i A, FM ARR MAB, 


可 得 联 立 方程 式 

Ay =Aq tal, +61, 

Ay = Aq tal, + BE 

Ay = Aq tal, +51, 
AH, A. Al. A, 为 三 根 已 知 铁 谱 线 
的 波长 ; A, h, LSE RR 
的 测量 读数 。 解 方程 得 A0, & ,6 三 
个 数值。 利用 所 确定 的 数值 ， 测 出 在 
三 根 已 知 谱 线 之 间 的 未 知 谱 线 的 读数 
值 ,可 以 计算 未 知 谱 线 的 波长 。 非 线 
性 内 插 法 不 要 求 谱 线 分 布 均 名 ,适用 
范围 较 宽 。 

FFRES non-linear chromatogra- 
ph 色谱 信号 〔〈 峰 高 或 峰 面 积 ) 的 
ADS ERKE) 不 成 线性 
关系 的 情况 下 进行 的 色 详 计 程 。 柱 超 
载 手 的 色谱 过 程 就 是 非 线 性 色谱 讨 
程 。 分 析 型 色谱 因 需 在 线性 范围 内 才 
能 进行 准确 的 定量 分 析 ， 故 应 避免 非 
线性 色谱 操作 ， 而 在 制备 色谱 中 则 往 
往 是 在 柱 超 斥 的 情况 下 进行 非 禾 
性 制备 。 

JE +E ORB SEER non-linear ad- 
sorption isotherm 这 是 在 气 - 固 名 谱 中 
经 常 出 现 的 等 温 线 类 型 。 当 气相 中 被 
I PAST GPR BET OCA. OR BATA bE 
FB Sy J BS AS BE Se ee Je BE 
的 增加 而 成 线性 地 增加 ， 这 时 等 温 线 
是 向 下 弯曲 的 形式 (Be RRS 
次 组) ， 其 对 应 的 色谱 峰 为 扼 尾 峰 。 
当 气 相 中 被 吸附 物质 的 小 度 较 高 时 ， 
吸附 剂 上 的 吸附 量 随 气相 中 物质 浓度 
的 增加 页 急剧 增加 ， 这 时 等 温 线 星 向 
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上 弯曲 的 形式 ， 其 对 应 的 色谱 峰 为 促 
吉 峰 ,减少 进 样 量 或 降低 样品 的 浓度 
是 改善 上 述 非 厘 想 状 态 的 有 效 措施 ， 
非 相干 散射 


incoherent scattering 不 


但 改变 了 人 人 射 辆 射 的 方向 ,而且 能 量 | 
ARP ASN ART. RAR | 


SRN. JER RON ERAH 
天 具有 粒子 性 ， 当 人 人 射 光子 与 电子 发 
生 弹 性 磁 模 后 ,根据 弹性 碰撞 的 动量 
守 民 原理， 既 改 变 了 光子 前 进 的 方 
I, eee OE ase, BD. 散射 
RK BARB, Bae EM 
BPRS ABEL. ARR Be 
射 第 。 由 于 散射 波 的 波长 并 不 相同 ， 
所 以 它们 之 问 不 发 生 干 涉 作 用 。 非 相 
干 散 射 的 强度 与 由 相 于 散射 产生 的 晶 
体 衍射 强度 相 比 要 弱 得 老 . 因此 ， 只 
是 在 晶体 衍射 图 上 产生 德 绕 的 背景 。 

非 选 择 性 脉冲 激发 ”non-selective 
pulse for excitation ”使 整个 图 庶 的 还 
率 范 围 内 的 被 测 核 同时 受到 等 强度 激 
发 。 为 此 要 求 观测 脉冲 的 射频 场 场 强 
B, 尽 可 能 强 ， 一 般 称 为 强 脉 溃 或 硬 脉 
冲 ， 而 后 绍 时 可 以 用 宽频 带 射 频 场 。 

非 拖 制 型 电导 检测 nonsup- 
pressed conductance detection 又 称 直 
接 电导 检测 。 是 直接 测定 柱 流 出 物 电 
导 的 一 种 离子 色谱 检 油 方法。 通常 使 
用 背景 电导 低 的 有 视 纶 酸 或 其 盐 的 水 
RES, RMS ST 
FAS, OE PE A a A, om 
BR. Miia. CH RR Aa 
A Sp RS PE a 
pressed ion chromatography; NSIC 又 


hon-sup- j 


PEPE TERK, APRA 
ia RS REE eS 
A Bean) fb it irie Sp Re BS Fe 
Eo MURERE (WANEER 
Hi) ERa, Awa kS 
的 电导 率 较 低 ， 不 使 用 抑制 器 也 能 获 
得 较 高 的 检测 有 灵敏度 。 一 般 而 言 ， 非 
抑制 型 离子 色谱 法 的 检测 灵敏 辣 比 挤 
制 型 离子 鱼 谱 法 低 约 一 个 数量 级 。 
非 正 态 分 布 abnormal distribution 
分 析 测 试 数据 的 一 种 分 布 形 态 。 在 迄 
常 的 情 沈 下 ,测量 数据 避 从 正 态 分 
布 ， 可 分 别 用 测量 值 的 平均 值 和 标准 
妨 差 来 描述 一 组 测量 值 分 布 的 集中 趟 
势 和 离散 特性 ， 如 为 等 精 座 测量 ， 用 
算术 平均 值 和 标准 偏差 描述 一 组 测量 
值 分 布 的 集中 位 置 和 离散 特性 ; 如 为 
非 等 精度 调 量 ， 则 用 加 往 平 均值 和 加 
权 宗 准 从 差 描 述 一 组 测量 值 分 布 的 集 
中 位 置 和 离散 特性 。 在 痕 量 分 析 中 ， 
或 者 在 试 样 中 被 测 组 分 含量 波动 性 很 
AM, MEAL SSR FR 
MOE 46. ARPS eT 
变换 后 才 苯 以 正 态 分 布 ， 此 称 为 对 数 
正 态 分 布 ， 此 时 需 用 几何 平均 值 和 所 
TERE ea FE HER A E a E 
中 位 置 和 离散 特性 ; 而 在 有 些 情 况 
予 ， 即 使 将 数据 经 过 对 数 变换 后 仍 不 
EEGI, MMM. d 
时 需 特 偏 态 数 据 正 态 化 ， 即 将 普通 坐 
标 转 换 为 几率 坐标 ， 使 在 普通 坐标 上 
旦 偏 态 分布 的 数据 转换 为 正 态 分 布 ， 
ROR WOE Be Ae 
JEHB BAH Fresnel diffraction 
Jt RE a eee, H4 


ABBE fei Zii 


HMR RAED CALS ASI 
HHEH) H. 会 在 按 “ 光 直线 行 
进 ” 的 几何 光学 理论 形成 的 挡 光 息 
阴影 蜂 发 现 有 光 能 最 分 布 ， 这 种 绕 开 
挡 光 物 传播 的 现象 称 为 光 的 入射 。 若 
光源 与 挡 光 物 之 讲 的 距离 为 有 限 远 
At, ETRE AY iis Ry AE PE S 
图 形 小 屏 或 小 贺 孔 会 形成 同心 贺 环 状 
的 明暗 交替 衍射 花样 ( 光 强 分 布 
Fl), AW CaN) 形成 的 非 
Hen, :条 很 细 的 金属 经 【或 细 
BH) 会 形成 平行 的 直 条 纹 组 。 
肥料 分 析 fertilizer analysis ”分析 


肥料 提供 植物 营养 的 主要 养分 含量 。 | 


如 : RUC PAT RAE, BEAR 
BFL EAA PES APR BE O19 BBY 5} KI 


HERA i ae, a a 
量 ， 有 机 肥 除 了 测定 全 折 . SHAS 
鲜 外 ， 还 测定 速效 气 的 含量 等 。 
废水 处 理 waste water treatment 

麻 水 处 理 就 是 将 工业 废水 和 城市 生活 
戎 水 处 理 至 无 害 状态 的 过 程 。 废 水 处 
细 睛 法 有 很 多 种 ， 目 前 较 常 用 的 有 电 
渗析 法 、 化 学 沉淀 法 活性炭 吸附 
H. BERE, ETARE, ERE, 


POPUP. RBA. eM ， 


$. ATRE, BARR, HRE 
等 。 但 具体 选用 何 种 方法 进行 处 理 ， 
6 BUR EK LR R28 A, 

RRR RR Fellgett advantage 
色谱 更 分 光 光度 计 中 ， 由 于 检测 器 不 
能 响应 人 射 光 的 频率 ， 上 只 能 响应 其 强 


度 ， 因 此 需要 依次 测定 从 出 射 狭 多 出 
来 的 单 色 光 击 获得 红外 光谱 ， 而 傅 里 
叶 变 摸 光 谱 仪 的 干涉 仪 是 在 整个 扫描 
时 间 内 加 时 测定 所 有 频率 的 信息 。 这 
个 特性 称 为 “多 路 传输 ”优点 ， 或 
ARAA. 一般 在 1s AY BN OF 
ERRET, FH EE ey, 
与 气 、 访 色谱 联 用 特别 适 分 。 

费 里 米 盐 ”Fremy's sat By a 
“UG AB EC dipotassium nitrosodisulfon- 
ale), -HAEHAA bE, AA 
配制 成 含有 碘 酸 钾 的 水 洲 液 后 ， 作 为 
ESR 测试 时 的 标准 样品 ， 其 ESR if 
为 等 高 的 三 重 峰 。 常 用 于 确定 样品 的 
E 值 及 校正 磁场 扫 场 宽度 。 费 里 米 盐 
的 g 值 为 2.0055$， 由 氯 原子 引起 的 


| ERFARER RA 1 30mT。 
HE. DT ARR PAE. 2% tri | 
ME, CH YEFT BRA ER ETE A 


0:5 s50, $ 
~ 
Ni 
i 
0 


费 理 德 定律 Friedel's law go 
散射 射线 时 ,衍射 强度 的 中 心 对 
Reet, BP: Iu = fe, Rb ALA 
fig SSE Akl 和 不了 的 强度 。 当 
晶体 为 非 中 心 对 称 的 结构 ， 且 组 成 晶 
体 的 原子 中 有 -一 部 分 具有 显著 的 反常 
散射 效应 时 ，Friedel 定律 有 可 能 不 再 
成 立 ， 即 入 射 tk AL ART 的 强度 会 有 
所 不 同 ， 利 用 Friedel 待 射 对 在 衍射 
强度 上 的 差异 ， 可 以 测定 分 子 的 绝对 
HWH. 

费 林 试 剂 一 种 
检查 有 机 化 合 物 中 有 无 脂肪 醛 的 试 
A. APR. RUA SL 


Fehling reagent 


钠 等 试剂 配制 而 成 。 当 费 林 试 剂 将 醛 
氧化 成 相应 的 浴 酸 时 ， 洲 液 由 深蓝 鱼 
(酒石酸 与 C 的 配合 物 ) 转变 为 红 
色 (Cus0)。 

H 


| 
R—C—0 + 2Cu( 0H); + NaQH — 


nto Na*+Cu,0 +3H,0 
BHRAT- N RE ES LR 
Al AE Se SU EEA 
(如 氧化 银 的 氨 溶 液 .Ag{ NH, ),0H, 
称 多 伦 试 剂 ) oT RM PE. 

费 马 原理 ”Fermat principle Æ 
传播 过 程 中 一 定 沿 着 所 需 时 间 为 极 值 
的 路 径 传 援 。 即 光 从 空间 一 点 传播 到 
男 一 点 ,一定 沿 着 光 程 (在 光速 恒 
定时 就 是 所 需 的 时 间 ) 值 为 最 小 、 
最 大 或 为 常量 的 路 径 传播 。 数 学 表达 
式 为 

全 和 以 =0 
AP, 2 为 折射 率 ; 工 为 光 传 播 的 几 
何 路 径 。 

PREG Fermi resonance 当 -- 
个 基 团 的 倍 频 或 组 合 频 与 另 一 基 团 的 
基 频 具有 相近 的 振动 能 级 时 ， 由 于 其 
相互 作用 而 产生 的 强 吸 收 带 或 发 生 谱 
峰 分 型 的 现象 。 即 当 一 个 振动 » 的 
频率 偶然 与 另 - -个 振动 的 倍 频 ny, 或 
其 他 两 个 振动 的 组 频 yw, +v, 相近 或 
A, 且 与 mm hy, +», 的 振动 对 
称 性 相同 时 ， 这 时 这 两 种 振动 产生 强 
烈 的 相互 作用 ，… 个 吸收 峰 向 高 频 移 
动 ， 一 个 吸收 峰 向 低频 移动 ， 昌 强度 
小 的 nw, By, ey, 增 大 。 这 一 现象 是 


费 米 在 研究 CO, 分 于 光谱 时 首先 发 
现 的 . dt oe RK te. CO, 在 
1350cm 处 的 全 对 称 的 伸缩 振动 正 
好 与 二 重 简 并 的 弯曲 振动 672cm “的 
第 …- 信 频 1344cm | BU, AAPA 
有 三 重 简 并 能 级 的 倍 频 中 有 一 能 级 属 
全 对 称 。 由 于 能 级 相近 ， 对 称 相 同 ， 
PE SEK SER. TEE 1286cem :和 
1388cm 处 产生 两 条 强度 大 致 相等 
的 分 立 的 谱 带 。 
SAE MBM ABSA Femi 
contact hyperfine interaction $ 米 
(Fermi) FHA CE A 
必用 的 理论 公式 是 


EE A 


式 中 ，a RASA AAR 
数 ; WO? 代表 未 全 电子 在 原子 核 
处 的 开 率 密度 。 显 然 只 当 |#(0) R 
为 零 时 ， 各 向 同性 起 精细 相互 作用 才 
会 使 波谱 产生 各 向 同性 超 精 细 结 构 。 
对 原子 或 离子 而 言 ， 当 未 侦 电 子 在 。 
HELTRE ly (0)? 不 为 零 的 条 
fF, RTEA PRO A FE 
用 ; SUR THE p, d, f -pug 
上 ， 则 因 它 们 在 核 处 共有 节点 ， 故 
地 (0) =0， 所 以 对 各 向 间 性 超 精 
网 结构 无 贡献 。 由 于 s 辆 道 在 空间 分 
布 是 各 向 同性 的 ， 所 以 费 米 接触 超 粳 
组 相互 作用 是 一 种 各 向 同性 的 起 精细 
HEEM., “DAF AR EE 
s 轨道 上 上 时， 经 常 也 有 省 向 同性 超 精 
细 结 构 ， 这 可 由 该 原子 的 基态 波 函 数 
中 混杂 有 少量 的 s 轨道 成 分 而 得 
到 解释 。 
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费 米 能 级 Fermi level 人 金属 导体 
的 费 米 能 级 被 定义 为 热力 学 温度 零度 
(OK) BH F (HABT) 所 占据 
AR REZ, SBR PR. BEE SR 


AK ESR Ee Se a | 
中 间 人 位置， 测定 周 体 物质 表面 的 XPS | 


谱 仪 的 能 标 是 以 费 米 能 级 为 零点 的 。 
HWA resolution power PEL 
相对 分 辨 府 的 倒数 称 为 分 辨 本 领 。 谱 
AM BAD RY ap BE A E Tp me 
(width at half maximum height, AE) 


Sees sik EZ, IRAE, 


Sy BEE Se on 5} BE PO SAE me AY BE 
A, SRB. GAARNE 
的 本 领 越 强 ， 所 以 分 辨 率 的 好 坏 关 系 
到 能 否 获 取 更 多 的 化 学 状态 信息 。 为 
了 比较 不 同 谱 仪 分 状 率 的 差异 ， 一 - 般 
取 银 作为 标准 样品 ， 在 规定 条 件 下 测 
FAGAN Ag 3d, HEH AER AE, 4) 
PEAH Sh BF PE A ETS 
标 。 在 扫 撒 电镜 中 ， 分 辨 本 领 是 以 二 
次 电子 像 分 辨 率 来 表示 的 ， 是 指 在 特 
定 的 情况 下 如 碳 奔 金 的 二 次 电子 橡 上 
BE THOS FF PT = a NE 
REBEL A PE 

BRA resolving power 单 色 器 
RAAKEK REPRE. B 
RIM RA RED ER. 
HWE resolution PKA HEA 
领 。 表 示 装 置 对 紧密 相 邻 信 导 或 量 值 
有 效 分 辨 的 能 力 。 在 光谱 学 中 ， 指 分 
光 计 或 检测 器 区 别 或 辨认 两 条 相 邻 近 
的 光谱 详 线 的 能 力 。 根 据 瑞 利 准则 规 
E, RYT PRR EE. SIA AY 


单 色 谱 线 来 说 ， 如 果 一 根 谱 线 的 中 央 
最 大 值 落 在 曙 一 根 谱 线 的 第 一 个 极 小 
值 时 ， 这 两 根 谱 线 是 能 分 辨 的 ; 否 
则 ,这 两 根 谱 线 是 不 能 分 辨 的 。 分 辨 


率 的 计算 公式 为 R= È, RP, M 


是 根据 瑞 利 准则 恰 能 分 辩 的 两 条 谱 线 
HRK; A 是 两 条 谱 线 的 平均 波 
长 。 棱 镜 的 分 辩 力 由 下 式 给 出 : =! 
dn orn 
aA" AH, 是 棱镜 的 底 宽 ; nee 
镜 的 色散 力 。 光 构 的 分 辨 力 由 下 式 给 
出 : Rams, FOP, m OG 
级 次 ; 点 是 光栅 刻 线 总 条 数 。 

分 办 效应 differentiating effect aK 
称 区 分 效应 。 根 据 酸 碱 质子 理论 ,在 
两 性 蒂 剂 中 . 最 强 的 酸 是 溶剂 合 质 
T, 最 强 的 三 是 溶剂 阴离子 。 在 这 种 
溶剂 中 ， 可 以 分 辨 出 酸 强度 比 该 溶剂 
合 质 子 酸 强度 小 的 那些 琶 的 强度 ; 或 
是 可 以 分 辨 出 碱 强 度 比 该 溶剂 阴离子 
碱 强度 小 的 那些 莪 的 强度 。 这 种 效应 
称 为 分 辨 效应 。 人 和 例如， 在 水 溶液 中 能 
分 辨 比 H,0' 弱 的 酸 ， 如 HAc, NH), 
CH:NRE  ，HCO， 等 的 强 红 ， 而 不 能 
4738 HCIO, H,SO,, HC} 和 HNO, 的 
强 弱 i HEKER P, WRT Sp DN 
SPER. FE Pe Ar A 
BUFR ER, HRA HERE 
RME, FORE. (ETRE 
RRR ASTHMA, SRE 
RUE. 

分 别 分 析 separate analysis ”利用 
特效 反应 ， 可 以 不 考虑 试 样 中 其 他 组 
分 的 存在 直接 检 出 或 测定 其 中 的 某 组 
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分 。 利 用 数 个 特效 反应 则 可 分 别 直 接 


检 出 和 测定 其 中 的 数 种 组 分 。 这 种 分 | 
析 方 法 称 为 分 别 分 析 。 例 如 ， 可 用 ， 


NaOH 和 多 Fe( CN)。( 亚 铁 氛 化 钾 ) 
作 试 剂 , AARAA EE NH 
A Fet, {Hh FAATERE RS 
效 试 剂 不 多 ， 多 数 情 咒 下 都 需要 预先 
进行 一 定 的 分 离 后 ， 才 能 检 击 或 测定 
试 样 中 的 某 种 组 分 。 

分 布 的 数字 特征 numerical charac- 
teristic of distribution 亦 称 分 布 的 特 
征 数 ， 描 述 测 其 值 概率 分 布 特征 的 数 
To 测量 值 是 -个 以 概率 襄 值 的 随机 
变量 ， 具 有 '- 定 的 概率 分 布 ， 可 用 位 
置 与 形状 两 个 基本 参数 来 找 述 其 分 布 
HE. MERAH 


_ 4 (x—p)' 
g(a) =~ z|- a } 
ST FR th S i ye 表征 分 布 的 集中 位 
E. PRSH o 表征 其 元 散 特性 。 因 
为 只 要 确定 了 上 和 gg， 就 可 以 计算 出 
伍 意 * 值 出 现 的 概率 。 因 此 ， 可 用 六 
和 两 个 基本 参数 来 代表 正 态 分 布 ， 
简 记 为 Niua )a 

分 布 分 数 distribution fraction FR 
称 分 布 系数 distribution coefficient 平 
本 体系 中 ， 间 … 物 质 各 种 存在 型 体 的 
FEAE SH RK, WUS 
表示 。 HIN, MAA c 的 二 元 酸 HA 
的 水 溢 涪 ， 由 于 高 解 平衡 的 存在 ， 详 
WAR EH, HEA 
该 度 可 分 别 表 示 为 THA], [HA] 
和 [加 ]， 则 根据 分 布 系数 的 定义 和 
入 解 平衡 关系 式 ， 各 型 体 的 分 布 系数 
BE AP BUR 


_ [H* ]}? D ; 
“(H’]?+ [HY kK, +K,K, 


[H*] K] 
CIH] + [H*] K, +K K, 


KK, 
“IB T TH 下 大 大， 

显然 ,pa tôn- tn- =1。 根 据 溶 
被 的 pH 和 物质 的 酸性 常数 定量 计算 
各 种 醒 碱 型 体 的 深度， 从 而 定量 地 说 
明 各 种 琴 碱 型 休 的 分 布 情 况 。 同 理 ， 
可 计算 配 位 平衡 中 各 级 配合 物 的 分 布 
RSA SRE. 

EAS ILAR FT RRS, MA 
TIEA. HEPA, RP 
AY ERA i Ka DH ILIE, 
K, 大 的 后 沉淀 ， 这 种 先后 沉淀 的 作 
用 称 为 分 步 沉淀 。 人 例如， 在 人 有 等 浓 
ECO Al HBR. BAMA 
AgNO, FEHR. HI Kocan < Kutan ， 
内 此 先生 成 黄色 的 Ag 沉淀， 继而 再 
生成 白色 的 AgQl 沉淀 。 利 用 分 步 沉 
深 原 理 ， 可 将 商 种 离子 分 离 。 沉 注 先 
后 的 次 序 除 以 深度 积 大 小 有 关外 ， 还 


与 被 沉淀 离子 的 浓度 和 说 演 时 的 条 件 
BX. 
分 部 分 析 segment analysis FHA] 


FRSA BRD A Sy HER 
后 检 出 离子 的 定性 分 析 方 法 。 相 对 于 
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系统 分 析 法 ， 它 不 需要 经 过 元 长 的 分 
组 操作 ， 更 为 简便 。 例 如 ， 症 经 典 的 


系统 分 组 分 析 中 ， 镍 离子 在 第 三 组 才 | 


能 检 出 ， 而 若 用 分 部 分 析 ， 则 只 要 在 
试 液 中 加 入 过量 的 氧化 镍 悬 池 液 使 
BB. ROR. HM. B.S TH 
离子 以 氧气 化 物 沉 注 析出， 过滤 ， 即 
可 在 补液 中 用 丁 二 看 脖 检 出 锋 。 

ot 
称 分 类 抽样 或 类 型 抽样 。 是 依 主 要 影 
响 鬼 素 将 样品 总 体 划分 为 若干 个 周 质 
层 ， 再 在 各 层 内 随机 抽样 或 机 械 抽 
样 。 备 屋内 样品 差异 较 小 ， 样 本 能 较 
好 地 拒 表 本 层 样 品 的 总 体 情况 ， 综 合 
各 刘 的 样本 也 就 能 够 更 好 地 代表 全 部 
样品 的 总 体 情 况 。 依 据 在 同 质 屋内 抽 


样 方 式 不 同 ， 它 分 为 一 般 分 雇 抽 样 和 ， 


分 层 比 例 抽 样 。 一 般 分 层 抽样 是 根据 
样品 变异 性 大 小 来 确定 各 层 所 抽样 本 
WA), RRA Se, 
变异 性 小 的 样品 层 少 抽样 。 分 层 比 例 
抽样 是 不 管 各 层 样 品 变 异性 的 大 小 ， 
都 按 同 --… 的 比例 从 各 样品 层 抽 样 。 分 
层 抽 样 的 特点 是 将 科学 分 组 法 与 抽样 
法 结合 在 一 起 ， 分 组 减 小 了 各 样品 县 
变异 性 的 影响 ,抽样 保证 了 所 抽取 的 
样本 具有 足够 的 代表 性 。 
RAKES  spectrophotometry 

XAKO BEE {absorption spectro- 
photometry ) 。 是 利用 物质 本 身 对 光 
的 咀 收 特性 或 借助 加 入 显 色 剂 使 被 测 
PARE, MEENA EB AH 
的 吸收 程度 而 对 物质 进行 定性 和 定量 
分 析 的 一 类 分 析 方 法 。 由 吸光 魔 对 波 
长 作 图 所 得 的 吸收 曲 强 ,可 用 手 物 质 


的 定性 鉴定 ， 由 某 物质 在 一 定 波长 处 
测 得 的 吸光 度 与 其 浓度 作 图 得 到 的 工 
作曲 线 可 用 于 该 物质 的 定量 分 析 。 由 
于 分 光 光 度 法 灵敏 较 高 ， 选 择 性 较 
好 ,设备 简单 ， 在 各 行 各 业 中 都 得 到 
PEA 

SHH REM RA sensitivity of 
specirophotometry Tf Jl BC 4} W Je BE 


stratified sampling X | 法 的 灵敏 度 常用 两 种 方法 表示 。_- 种 


是 用 摩尔 琢 光 系数 cH (BRM 
尔 吸 光 了 系数 条 )，e EEK, RHEE 
EZERRE. OTR LB 
同一 元 京 形成 的 有 色 化 人 台 物 的 z 值 的 
大 小 ， 来 比较 它们 测定 此 元 素 的 灵敏 
BE; 另 一 种 是 用 桑 德 尔 灵 敏 度 5 表示 
(SR RBRRERR). SRAB 
小 ， 该 法 的 灵敏 度 越 高 。 

SPHEAAGE analysing crystal MÆR 
sath 5s JERE RARE. CTE X 射线 
SOE POP AYER, false eat 
FICE RACHA FEHB. €E 
使 次 级 (RI) HAH, 并 色 
AREER, MTX 射线 的 波 
长 进行 分 析 ， 获 得 元 素 种 类 的 信息 。 
Ese X 射线 荣光 光谱 位 中 的 关键 
部 件 。 

SHEM spectroscopic prism 分 
光 棱 锐 是 一 种 能 够 分 光 的 光学 元 件 ， 
是 楼 镜 光 谱 仪 的 核心 。 校 镜 的 材料 决 
定 光谱 仪 的 工作 光谱 区 ; 被 镜 的 类 型 
决定 光 诬 仪 的 基本 类 型 。 分 光 杰 镜 的 
材料 必须 是 透明 度 较 高 、 租 过 光谱 区 
较 宽 、 色 散 率 较 高 的 、 光 学 均匀 性 较 
好 的 以 及 化 学 性 质 稳定 的 物质 。 最 常 
FNM. GREK, REM 
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Re ARLES, Heat 
料 、 形 状 和 作用 的 不 同 ， 分 光 棱 镜 通 
常 分 为 二 棱镜 和 考 纽 【Cormy 楼 镜 ， 
立 特 罗 CLitrow) BH, FH 
BA T ( Rutherford-Browning ) $ $, 
AII (Abbe) 棱镜 -。 棱镜 的 分 光 作 
用 是 以 光 的 折射 现象 为 基础 的 。 
AEE decomposition ( resol- 
ving) voltage 又 称 分 解 电势 和 分 解 
电位 。 是 引起 电 活性 物 电 解 的 最 低 外 
加 电压 。 各 种 电话 性 物 的 分 解 电压 随 
电解 条 件 (ME, RAEE., WA 
浓度 、 电 极 材 料 等 ) ROA i 
此 外 ， 实 际 需 要 的 分 解 电压 常 商 出 理 


论 计算 所 得 的 分 解 电压 。 

SMR resolution 又 称 分 辨 率 ， 
是 指 相 邻 两 组 分 保留 值 之 差 与 两 组 分 
色谱 峰 基 线 宽 讼 总 和 之 半 的 比值 ， 以 
RER, HERRA 

Žin — fan 
LAELA 
AP, tuno ba DBA 1, 2 两 组 分 


的 保留 时 间 (也 可 以 采用 其 他 保留 
值 ); Rays Wea, SF BUA 1.2 两 组 分 
色谱 峰 的 基线 宽度 与 保留 值 单位 
—-K). CRE RHR ED PER 
SOE ERE + TR Be 
标 ， 反 映 了 色谱 过 程 中 的 热力 学 和 动 
力学 特性 ， 可 定量 评价 柱 效能 。 

分 元 度 的 另 -重要 描述 方式 为 


-t pent # 
a 


4 1+k' 
RP, a 为 理论 塔 板 数 ; ae 为 溶剂 效 
HZ, 为 容量 因子， 此 公式 美 联 了 分 
离 度 与 其 他 三 个 重要 色谱 参数 之 间 的 


关系 ， 可 以 通过 调节 n, a, KER 
善 分 离 度 。 

SR-RE-S RBA SRS develop- 
ment 也 称 反 应 萍 屋 法 。 基 一 种 双向 
展开 技术 ， 与 一 般 双 向 展开 法 不 同 的 
是 在 两 个 方向 展开 时 使 用 的 是 同一 种 
RFM. HHE ma EMREN, 
SORTA ae ik AA. ER 
HHE PER A SH eG Ab 
将 薄 层 板 转 90* ， 于 垂直 于 第 一 次 展 
开 的 方向 上 用 相同 蜂 开 剂 再 进行 第 二 
次 展开 ， 显 色 后 ， 几 在 对 角 线 上 的 成 
分 都 是 性 质 稳定 的 成 分 ， 而 不 在 对 角 
线 上 的 成 分 是 经 处 理 后 新 产生 
的 成 分 。 

AARE separated flame 将 火 
TRO BOASMB RGR HAEN 
K (HE) FUR RAHA. 
TES TAFE RSE LI REF, 
SEA SE IRE Be HE FEES ARERO 
SMa AR Hy EER LRE, f 
MORALE R OER AAS 
区 扩展 。 或 者 .才情 性 气体 在 火焰 周 
围 形成 一 个 屏蔽 稍 , 隔 离 周 围 的 大 气 。 
它 可 以 改善 火 烙 在 短波 区 的 透射 性 能 
和 高 温 元 素 的 测定 条 件 。 妨 用 氢气 形 
成 屏蔽 靖 , 提 高 火焰 让 毕 的 温度 ,使 用 
语 燃 火焰 ,能 更 稳定 地 顽 太 ,可 以 改善 
S34: BES RL KART 
A AS Ro E, ADTA 
量 位 置 对 测定 结果 的 影响 。 

PWE isolation medium 分 
离 培养 基 是 微生物 学 检验 中 确诊 的 关 
HER AR BEA Be 
AEE AE BUR. ALAS 
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RR FARE ELSE OE ER 
PUK eR OY SP A EEE 
面 分 散 生 长 ,各 自 形成 菌落 。 所 用 的 
TRS FERS BRS SER AT 
分 离 细 苦 的 生长 外 ,还 可 加 人 抑制 齐 
以 抑制 杂 菌 生长 。 

分 离 商 separation quotient ~- 种 
分 离 过 程 中 ,两 种 物质 ALB 的 分 离 商 
& 定义 为 
_ {Ke 

CK) 

分 离 商 a 适用 于 不 同 的 分 离 过 程 ,在 
液 - 液 茶 取 分 离 过 程 中 , 式 中 (KK,)，、 
CK) e 分 别 为 两 种 物质 的 分 配 系 数 。 
FERRE ST SP LK, RERE p, E 
ABS BK 代表 校正 保留 体积 
(Va) ,通常 将 较 大 的 玉 作为 分 子 , 较 
小 的 作 分 母 ,因此 ,a 值 总 是 大 于 等 于 
1 oe 慎 越 大 ,两 种 物质 越 易 实 现 分 离 。 
BRR KN BARE SRD ER 
K, 具体 数值 有 关 。 一 般 两 种 物质 的 
PARR FA 1, A a HRAN 
分 离 最 有 效 。 

分 离 数 separation number 衡量 
色谱 分 离 能 力 的 重要 参数 之 一 ,以 Sr 
表示 。 它 是 指 在 两 个 相 邻 碳 数 (2 和 
42+ 芭 1 的 正 检 烷烃 色谱 峰之 间 能 容纳 
SPAR BE R= 1.177 的 色谱 峰 峰 数 。 其 
表达 式 为 


Sy Staza 一 


a 


faay 


+ Wirz) -1 
sitet) 


式 中 ,an 和 teen SP A BRE 
正 构 烷 烃 的 保留 时 间 ; Whey 和 
Pien PAA BRR E H HEE 


半 峰 宽 。 有 时 可 骨 其 他 相 邻 碳 数 的 同 
BORE A BRR EME. WE 


， 平面 色谱 的 分 离 数 S 是 指 R 值 在 


0 ~ 之 间 能 完全 分 离 航 斑点 数 ,其 表 
达 式 为 

Sy = Vig +¥i,-1 
式 中 ,a J R =1 RR, =0 RABE 
点 中 心 的 距离 (近似 为 原点 至 展开 章 


| 前 沿 的 距离 ); 卫 ,为 Ry =0 的 组 分 的 


FPLR: Yea N R = 工 的 组 分 的 


方 斑点 宽度 。 


分 离 因素 separation factor 用 于 
措 述 两 种 组 分 分 离 效率 的 指数 。 饮 
如 , 共 取 分 离 中 ,在 给 定 pH 和 试剂 浓 
度 条 件 下 ,金属 离子 1 与 金属 离子 2 
的 分 离 因数 户 可 表示 为 

D, Keo) Koun, 1 


Bs => 
D, KaK 


(2) Dyno 
BD, 5D, 分 别 是 金属 离子 1 与 金属 
离子 2 的 分 配 比 ,下 HRS WHE 
BBR, Ky, 是 配合 物 的 分 配 系数 ， 
即 分 离 效 率 取决 于 两 种 酚 合 物 的 相对 
EAE SAR. SOR 
比 条 。 

分 高 因子 separation factor 在 不 
同学 科 中 分 离 因子 有 不 同 的 含义 。 在 
色谱 分 离 中 ， 它 是 评价 色谱 柱 选 择 性 
的 一 种 指标 。 定 尽 为 相 邻 一 组 分 的 保 
BH (vy, 或 ta) 的 比值 ， 以 
S: 表示 。 
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RH, Vay. Va 分 别 为 组 分 1 和 2 的 
操 留 体积 ， 6 、 吕 分 别 为 组 分 1 和 2 
MPR EBT. TEARS, SEAN 
HERR ADARRE A 
为 第 分 离 物 和 质 A (如 金属 离子 等 ) 
和 BB 在 同一 荣 取 体系 内 ,在 相同 条 
件 上 《如 pH 和 试剂 浓度 等 ) 分 配 系 
MIA, Wea. 


D, 
Baru 7 Dy 一 


© aap 
Cun, 
AP, D. De SRAM A ABA 
SALAM, We, fue =1 Rf, AA 
B 没有 分 离 效 果 ， 如 果 Bs 与 1 相距 
Bin, WA ALB 的 分 离 效果 越 好 。 

SAH separation column) 又 称 
色谱 柱 。 是 填充 了 色谱 填料 ， 用 于 混 
合 物 分 离 的 柱 管 。 参 见 色谱 柱 条 。 

分 流 split stream 在 毛细 管 柱 色 
谱 中 ， 为 适应 样品 容 基 小 的 特点 而 采 
取 的 一 种 进 样 措施 。 分 省 的 县 的 是 只 
允许 一 小 部 分 混合 气 样 晶 【《 相 当 于 
钠 升 级 样品 ) 进 人 色谱 杜 而 其 余 大 
部 分 混合 气 被 放空 ， 同 时 也 使 载 气 以 
较 短 的 时 间 将 样品 带 人 色谱 柱 中 ， 大 
大 减少 了 色谱 峰 的 扩展 , 

HE split ratio 分 流 比 是 指 进 
AEE HF th RA BEA TEE 
积 与 放空 的 混合 气体 体积 之 比 。 对 常 


MEMEH (p022 ~0.32mm) AY | 


分 流 比 一 般 为 1:50 到 1:500, 对 大 内 
径 厚 液 膜 毛 细 管 柱 的 分 流 比 较 小 ， 约 
为 1:5 到 1:50, Me)ABEMBH, 
其 分 流 比 超过 1: 1000, 


AH split sampling 一 种 用 
于 色谱 柱 的 微量 样品 的 进 样 方法 。 在 
汽化 室 出 口 分 流 点 处 使 气体 分 为 两 
路 ,特大 部 分 放空 ， 极 小 部 分 进 柱 
子 。 它 的 优点 是 适用 于 各 类 样品 ， 滚 
度 范围 较 宽 ; 定性 、 定 量 分 析 均 很 
好 ; 易 清 洗 更 换 ， 不 污染 毛细 管 柱 且 
HAA; 进 样 和 气 路 系统 易于 控制 ， 
操作 简单 ， 易 于 自动 化 。 但 也 有 它 的 
缺点 ， 如 使 样品 失真 、 会 使 样品 和 载 


| 气 大 量 浪费 等 。 为 了 克服 这 些 缺 点 ， 


可 以 采用 关闭 气流 -分 流 进 样 法 和 俱 
流 -分 流 进 样 法 ，。 

分 流 进 样 法 ”split sampling EH 
管 色谱 中 常用 的 一 种 进 样 方式 ， 是 指 
在 毛细 管 柱 入 白 处 ， 按 一 定 的 分 流 
比 ， 通 过 分 流 阀 将 样品 混合 气 分 为 两 
部 分 , 一 小 部 分 样品 混合 气 进 人 毛细 
BHATIA. DH, KRABI 
合 气 放 空 。 目 的 是 为 了 把 微量 样品 联 
间 引 人 色谱 柱 ， 提 高 柱 效 ， 避 免 由 于 
进 样 时 间 过 长 而 造成 的 谱 带 展 宽 ， 这 
种 进 样 方 法 对 宽 沸 程 样品 易 产生 非 线 
性 分 流 使 样品 失真 。 参 见 非 线性 
SRE. 

分 流 器 spliter AMAL 
一 定 比 例 分 为 两 部 分 ， 而 只 司 其 中 一 
小 部 分 流 人 所 需 部 位 的 装置 。 在 毛细 
管 柱 色谱 分 析 中 ， 由 于 柱 容 量 所 限 ， 
常 在 进 样 处 装 上 分 流 器 ， 使 小 部 分 样 
是 进 入 色谱 柱 。 其 余 大 部 分 放空 ， 以 
防 超载 。 在 制备 型 色谱 中 ， 柱 出 口 处 
装 有 分 流 器 ， 使 小 部 分 柱 流出 物 进 入 
检测 更 获得 信和 号， 其余 大 部 分 椒 经 答 
测 器 而 流出 柱 外 .。 
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SHE fractionation 2 FH | 
HERRE, ARE, PRR 
OU LA Aho bh Se Ei 
集 器 之 间 增 加 -种 表面 积 较 大 的 性 
T. E mMMR SRA F 
WAHE. MRE EAH 
PEERKRR SM RENE RULE. AK | 
Sei AFH iS RE RY, Ti fee 
在 气相 中 易 挥发 组 分 纯度 提高 ， 结 果 
挥发 度 不 同 的 组 分 分 离 度 增加 。 这 种 
RT ER AINA. DORE TRH 
Be. ， 有 不 周 的 结构 与 形状 。 

Peak: fractional distillation 
effect TEAR BAT WN, e 
ADORE ASR RRFLZCP, REA | 
ASD CEN EP AR RE RL, WA 
KAMER, BARA 
Ro LAKADKAGRRMMS, 
BR SH BY 

SH fractionation column 
WER. 

分 配 比 distribution ratio 液 - 液 共 
取 分 离 中 ,溶质 在 有 机 相 中 各 种 存在 
形体 的 总 浓度 cg 与 其 在 水 相 中 各 种 
存在 形体 的 总 浓度 cy 之 比 , 常用 符 
EDER, D Fey Eka 


见 分 


分 配 等 温 线 partition isotherm 在 
BEBE Pama A a 
在 不 相 雁 的 两 相 之 间 的 分 配 可 用 其 在 
I 相 内 的 半 衡 浓度 (Ca HEL 工 相 
PA BY Fark HEC ) 作 图 表示 , 称 之 为 
在 源 度 上 时 .给 分 7 乍 两 相间 的 分 配 等 
课 线 ,如 多， 分 配 等 温 线 的 斜率 为 | 

1 I 


ka ee x ace a | 
Sg IRIE, K sgr Ki | 


上 


称 为 在 温度 : 时， 物质 i 的 浓度 平衡 
ROCK. MRAM, EBT 
度 范 围 内 分 配 系 数 不 一 定 是 常数 ， 通 
常 在 的 浓度 下 分 配 系 数 为 常数 ， 这 个 
区 域 称 为 符合 享 利 定律 的 区 域 ; 在 浓 
度 较 高 的 区 域 分 配 系 数 发 生 了 偏离 ， 
这 是 由 于 随 着 溶液 浓度 的 增 大 ， 分 子 
闻 距 离 碱 小 、 分 子 则 相互 作用 使 溶液 
性 质 偏离 理想 状态 所 致 。 分 配 等 温 线 
是 研究 分 离 过 程 的 重要 热力 学 方法 。 


分 配 定律 distribution law 描述 


| 溶质 在 两 种 互 不 相 溶 的 溶剂 中 的 分 配 


的 定律 。--- 种 物质 溶解 在 溢 种 互 不 相 
AREA P, CERERE Z 
LENSE Fy RE i PR) R 
解 度 之 比 。 利 用 这 个 规律 ， 可 以 用 一 
种 洲 剂 把 另 一 种 渡 剂 中 的 物质 荃 取 出 
来 , RERANEREHBA. A 
如 ， 用 与 水 不 互 溶 的 四 气 化 碳 作 深 
W. 可 以 将 含 列 的 水 溶液 中 的 珊 芋 取 
出 来 。 

SAM partition function ENE 
TRAR. Vlg HAR. gqg = Lae 或 
定义 为 9 = Le, AB, 

分 配色 谱 partition chromatography 
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ST AE EAP EY 
不 同 而 产生 保留 和 分 离 的 色谱 模式 。 
它 包 括 液 - 流 分 配色 谱 和 滚 固 分 配 
色谱 。 


432 RA partition coefficient 在 | 


分 析 化 学 不 同 的 学 科 领 域 . 具体 含义 
有 所 不 同 。 在 色谱 分 析 中 , 它 是 指 一 
定 温度 下 ， 处 于 平衡 状态 时 ， 组 分 在 
圈定 相 中 的 浓度 和 在 流动 相 中 的 浓度 
之 比 ， 以 处 表示， 是 分 配色 谱 中 的 
重要 参数 。 在 茜 取 分 离 中 , 它 是 指 一 
HREM EA, SARS Gey 
时 , REBHA A 在 有 机 相 中 的 浓度 
LAH] 与 在 水 相 中 的 浓度 [Ax] 之 
E CaS UL, ATR REIL), 以 Ko 表 
示 ， 称 为 分 配 系 数 。 其 数学 表达 式 为 


[Ax] pn oy & BP 


Ky = pies 


T fag]? 
配 定 律 。 

分 区 监测 sub-zone monitoring 在 
进行 区 域 环 境 检测 时 ， 常 将 一 个 城市 
或 一 个 区 域 按 其 功能 分 为 工业 区 、 居 
ERK, ZAMEK., Pe ER X 
化 区 、 WAK, HRES, -HESE 
数 点 布设 在 工业 区 ， 其 次 是 交通 稠密 
区 ， 其 他 区 可 根据 实际 和 订 能 设置 ， 
但 是 对 照 点 必须 设置 1 ~2 个。 这 种 
苏 能 区 布点 法 在 我 国 虽 前 应 用 较 广 
泛 ， 它 的 最 大 优点 是 便于 分 析 人 体 健 
康 与 污染 物种 类 和 浓度 的 相互 关系 ， 
以 及 分 析 人 为 污染 与 环境 质量 的 关 
系 。 此 法 适用 于 大 中 城市 ， 尼 其 是 功 
能 区 有 明显 区 别 的 地 域 。 

分 艇 展 diffuse laye 又 称 扩散 
H. BTR PAs, HER 


附 的 离子 的 分 布 具 分 散 性 ， 从 外 
Helmholtz P- ii] — A dE HB) PEE. 
Sy it BAY FEO EK PP 
离子 浓度 ， 

SRR dispersion coefficient 
用 于 描述 样品 在 流 路 中 的 分 散 程 度 。 
其 定义 为 分 散 前 的 样品 中 竺 测 组 分 浓 
上 度 于 分 散 后 产生 信号 欧 流 件 单 元 中 待 
调 组 分 的 浓度 比 。 


式 中 ,为 未 分 散 之 前 的 待 测 物 深 
度 ; * 为 分 散 后 的 革 段 流体 单元 读 出 
的 待 测 物 该 度 。 如 果 在 峰 顶 读 出 分 析 


结果 , Wem, = Sat 


D>|l, AKER ORR RE, R 
AERA MRR Ra, 才 可 能 
D<l, 分 散 系 数 用 于 描述 试剂 的 分 
散 程 度 时 用 D, 表示 。 

FREF dispersion factor; BL 
FASE Bh BR EO 
FIA MAY HSS bP Beis SE 
SAG (ES Fe PE of tk BL a AE fe] 
E. Bp 


il 


Si L 

By = 7 BBL = 
AP, SALERS 50% MAAS 
所 需 的 样品 体积 或 时 间 ; V, 或 了 是 
FIA 通道 的 体积 和 保留 时 间 。B3 是 一 
个 无 量 岗 量 ， 其 大 小 依赖 于 通道 的 几 
AER KE, ABARA, p 


小 ， 径 向 传 质 越 强 ， 系 统 性 能 越 好 。 
分 束 器 beamaplitterz 用 来 分 型 光 
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束 使 之 产生 干涉 的 重要 部 件 。 它 是 一 
个 半 透 膜 ， 能 迁 光 透 过 一 半 ， 反 射 一 


半 。 目 前， 还 未 找到 一 种 能 在 红外 光 
围 。 是 方法 开发 和 进行 方法 验证 时 的 


的 各 种 波段 【和 近 红 外 、 申 红外 、 远 
红外 ) PA AEB AE, 
# Uh rR ST Sh Sh OR BE A jae ET Sb OR 
Bx. 

分 数 计 量 单 位 sub-multiple unit of 
measurement 接 约 定 比 率 由 给 定 SI 
单位 形成 的 更 小 的 计 基 单位 。 国 际 单 
位 制 的 倍数 单位 出 SI 词 头 构成 ， 为 
10 if fal A to” 进 制 ， 如 容量 单位 升 
(LL) ， 小 数 单位 有 毫升 《ml) 。 

分 斯 克 方 程 Fenske equation H 
相对 挥发 度 方 程 可 得 

(An) (Xn) 5 
Aa CX) 
WT MIRA. (a + (Xp dim = 
U(X ge tM) = 1. 因此 有 
(On (ae 
t-n l-a 
式 中 , X (Re RE Ra, FA 
fA. B 表示 组 分 ， 汽 、 液 表示 物质 
所 处 的 相 ; a 为 A、B 的 相对 挥发 
E., RERROMHMC Ma, HA 
为 比较 容易 挥发 的 组 分 ， 在 汽 相 中 得 
到 了 官 集 . Hita 总 大 于 1， 可 以 春 
成 一 个 请 集 因子 。 当 分 馏 柱 有 nt 
论 塔 板 时 ， 出 于 第 一 个 塔 板 与 蒸馏 撼 
之 问 有 一 个 理论 塔 板 ， 相 当 于 平衡 分 
配 了 =+1 次 ， 则 
(Arla _ atl (An) a 
I-X ja © L-a 
这 就 是 著名 的 分 斯 克 方 程 。 
分 析 范 围 ”analytica] range 分 析 


方法 中 能 够 保证 分 析 有 有效， 并 且 达 到 
分 析 质 量 要 求 的 测定 范围 。 一 般 指 高 
于 定量 限 且 处 于 线性 范围 内 的 分 析 范 


重要 参数 。 
分 析 化 学 analytical chemistry 化 
学 的 一 个 独立 的 分 支 学 科 ， 它 发 展 和 


! 提供 合适 的 方法 和 技术 ， 以 获得 物质 


组 成 和 结构 及 有 关 分 子 和 原子 的 能 量 
状态 与 筷 何 排 别 等 信息 。 从 具体 任务 
来 讲 , 它 涉及 物质 的 定性 分 析 ， 定 量 
RE. BE, Bhar, AM 
BRA. BRASH “RA” 
分 析 化 学 发 展 到 今天 ， 除 了 化 学 的 四 
大 平衡 作为 其 处 理 与 解决 问题 的 理论 
基础 之 外 ， 数 学 、 信 息 论 和 计算 机 科 
学 等 的 引 人 ， 使 之 建立 在 更 广泛 的 理 
论 基础 之 上 ， 发 展 成 为 一 门 多 学 科 交 


RNR EN SHC EAS. 


HPF analyzer WRA 
ERAH, KUMER EAE 
用 是 将 离子 源 产生 的 离子 按 荷 质 比 
(m/z) PETA, CA eA 
Ho (m/z) 大 小 顺序 排列 的 质谱 图 。 
常用 分 析 器 有 ， BAe. RAH 
场 组 合 的 双 来 焦 分 析 器 ， 四 极 杆 分 析 
器 ， 飞 行 时 间 分 析 上 部 ， 离 子 回旋 共振 
SHR, BHR, 

SPHERE analyzer pase energy 
电子 能 量 分 析 器 中 ， 人 允许 通过 分 析 器 
并 被 计数 的 电子 的 平均 动能 ， 也 称 分 
析 器 透射 能 和 量 。 分 析 器 通 能 直接 影响 
谱 仪 的 能 量 分 辨 率 和 计数 强度 。 通 能 
越 大 其 能 重 分 状 率 起 差 ， 而 信和 号 强度 
AA REI. TER PRE 
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上 时， 一 般 定 性 分 析 采 用 较 大 的 通 能 ， 
化 学 众 态 分 析 采 用 较 低 的 通 能 。 

分 析 数 据 的 统计 处 理 statistical 
analysis of analytical data 应 用 数理 
统计 方法 对 分 析 测 试 数 据 进 行 科 学 处 
理 。 分析 测 试 和 股 都 是 抽样 检验 ， 从 
总 体 中 抽出 一 定 容量 的 样本 ， 通 过 测 
试 得 到 样本 值 ， 再 由 样本 值 以 一 定 的 
置信 和 度 去 推断 总 体 的 特性 。 保 证 抽样 
检验 结论 可 靠 的 基本 条 忻 是 ， 样本 对 
总 体 有 足够 的 代表 性 、 样 本 测试 结果 
EATR., AMS Se, Ay 
AREE Le 
量 ， 各 种 大 小 测量 值 的 出 现 是 一 种 随 
机 现象 。 由 于 测试 过 程 不 可 避免 地 受 
到 各 种 因素 的 影响 。 在 个 别 试验 中 某 
一 大 小 的 测量 值 有 可 能 出 现 ， 也 有 可 
能 不 出 现 ， 使 得 在 同样 条 件 下 测 得 的 
测 基 值 具 有 波动 性 ， 而 在 大 量 重复 试 
验 中 得 到 的 测量 值 又 具有 统计 规律 
性 。 不 对 分 析 测 试 数据 进行 科学 人 处 
H, 就 无 法 从 具有 波动 性 的 测试 数据 
中 发 现 其 统计 规律 性 ， 进 而 引出 符合 
客观 实际 的 科学 结论 。 由 此 可 网， 分 
析 青 握 的 科学 处 理 是 获得 正确 结论 的 
基本 前 提 之 一 .其 目的 是 从 获得 的 原 
始 数 据 引 出 科学 的 结论 ， 将 控 始 数据 
转变 为 人 们 所 需要 的 信息 和 知识 。 

分 析 天 平 analytical balance 分 析 
北 学 中 用 于 称 量 的 一 种 仪器。 习惯 上 
HEROO Img 的 天 平 ， 即 所 谓 万 
分 之 一 【 克 } 的 天 平 称 为 分 析 天 平 。 
随 着 分 析 技 术 的 微量 化 、 微 型 化 ， 对 
称 量 准确 度 的 要 求 愈 来 合 高 ， 分 析 过 
程 中 悚 用 所 谓 十 万 分 之 一 ORB 


| 0.01mg)、 百 万 分 之 一 { 感 量 为 
i 0.001mg) 的 天 平 已 不 鲜 死 。 


分 析 线 analytical line JG% MA 
子 结构， 次 定 原 子 光谱 的 线 系 结构 。 
因此 ， PARTE, Hee Ah 
fa]. YT SEM PARES 
及 其 大 致 舍 量 ， 只 需 检查 见 根 便于 观 
测 的 谱 线 就 行 。 这 些 用 作 鉴 定 元 罕 存 
在 及 测定 元 束 售 量 的 谱 线 ， 称 为 
分 析 线 。 

分 析 钱 对 相对 强度 ”relative inten- 
sity of analytical line pair 及 称 线 对 强 
度 比 。 采 用 内 标 法 进行 光谱 定量 分 析 
IN, HSTICR AAR ICR RHE 
成 “分 析 线 对 "， 两 者 的 强度 之 比 
《相对 强度 ) 称 为 分 析 线 对 相对 强 
度 。 由 于 试 样 的 蒸发 、 激 发 、 辐 射 等 
条 件 不 能 严格 控制 ， 致 使 谱 线 的 强度 
有 波动 。 而 采用 内 标 线 ， 在 波动 的 情 
况 下 ， 由 于 内 标 线 与 分 析 线 的 强度 受 
到 同样 的 影响 ， 因 而 谱 线 相对 强度 
中 = 五 《为 分 析 线 的 强度 . LW 
内 标 线 的 强度 】 较为 稳定 ， 有 利于 
提高 分 析 结 果 的 准确 度 。 

SUMS analytical signal 在 分 
析 测 试 中 与 被 测 组 分 某 一 特性 或 量 相 
关联 的 、 并 可 根据 它 来 确定 被 测 组 分 
KEREK. b. w., PERE 
F, WICH PER, RH 
E. 发 射 光 谱 中 的 光 强 ， 极 谱 分 析 中 
的 扩散 电流 等 。 分析 信号 经 过 处 理 转 
化 为 有 用 的 分 析 信 息 。 

分 析 术 号 处 理 analytical signal 
processing ”对 各 种 原始 分 析 信 和 号 的 
进一步 加 工 以 闭 得 有 用 浮桥 信和 号 的 过 
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程 。 在 原始 分 析 信 号 中 ， 常 常 混杂 有 
噪声 和 于 扰 成 分 ,它们 不 仪 量 误 差 
UR. 而且 直 搂 限 制 分 析 仪 器 和 分 析 方 


法 的 检测 能 万 。 分 析 信 号 妊 理 包括 分 ! 


Brin SORIA. MUR. Fae ORE. E 
换 、 增 强 ， 拟 合 、 图 形 绘制 等 ， 它 可 


以 减 小 和 消除 噪声 与 干扰 信号 . Aaj 
地 检 出 所 需要 的 分 析 信 和 号， 获得 有 用 ， 
的 分 析 信 息 、 并 以 所 需要 的 形式 记录 


下 来 和 和 显示. 


SHAS PR filtering of anaiyti- | 


cal signal ”按照 某 种 规则 或 要 求 ， 从 


分 析 信 号 中 除去 噪声 和 干 护 组 分 以 提 | 


取 有 用 分 析 信 息 的 过 程 。 恋 波 是 一 种 


处 理 分 析 信 号 的 常用 技术 和 方法 ， 注 
波 的 方法 有 光 滤 波 法 、 电 子 滤波 法 和 


数字 滤波 法 等 。 


SEES LH smoothing of analyt- | 


ical signal 碱 小 和 消除 分 析 信 号 中 随 
机 起 伏 波 动 的 种 措施 。 常 用 的 平滑 
FEA BREE op AE A 
法 。 通 过 分 析 措 号 平滑 可 以 提高 
fae. 

分 析 信 号 求 导 differentiation of an- 
alytical signa] 分析 售 导 以 响应 什 的 
导数 形式 输出 。 求 妾 是 数据 处 理 的 基 
本 方法 之 --， 通 过 求 导 ， 谱 峰 变 得 更 
尖锐 ， 可 以 提高 谱 峰 的 分 辨 率 。 但 随 
着 导数 阶 数 的 增加 ， 在 谱 峰 变 得 尖锐 
提高 分 辨 率 的 同时 ， 原 谱 的 基本 特点 
ZETIA 

SS OTR fH analytical type chro- 
matograph ”用 于 样品 中 各 组 分 的 分 离 
及 其 物质 组 成 和 含量 分 析 的 色谱 仪 
器 。 其 特点 是 柱 容量 小 ， 分 离 效率 和 


! RRR. SLA SSR M 
| 基 和 痕 量 组 分 的 分 析 。 

sya phase separator X AK AR 
分 离 器 ,其 作用 是 将 完成 莹 取 后 的 有 


水 由 与 少量 的 氨 仿 相 


ROR CMe EA 
为 有 机 相 导 向 ) Ke 


| 氨 仿 相 
| Karlberg 式 分 相 器 
KS rR 
kei ' BAI 
l dh 
| Ge K 
¥. 
A 
F 
紧 ® 
| HS RMAZEM 
有 机 相 
用 多 和 孔 聚 四 乞 乙 烯 腊 的 分 相 器 


224 fen 分 


机 相 和 水 相 有 效 地 分 离 。 有 利用 密度 
差 原理 进行 分 离 的 了 型 管 式 ， 也 有 利 
用 渗透 性 能 进行 分 离 的 膜 相 分 离 器 ， 
参见 上 页 图 。 前 者 结构 简单 ， 需 插入 
聚 四 握 乙 燃 引 线 以 促进 相 分 离 ， 能 使 
60% ~ 80% 的 有 机 相 进 人 省 通 池 ， 其 
余部 分 让 它 随 水 相 苔 去。 后 者 采用 累 
四 毛 乙 烯 微 孔 膜 进行 分 相 ， 可 使 有 机 
相 的 分 离 效 率 达 到 95 名 。 

分 型 typing 用 于 区 分 细菌 的 各 个 
紧密 相关 的 菌株 ! 如 显示 很 小 的 生物 化 
学 和 生物 学 差别 的 同一 种 类 的 菌株 ) 的 
各 种 方法 。 病原 性 区 分 为 多 个 “型 " ,对 
闸 明 相应 的 流行 病 学 是 有 用 的 。 

HARM- separatory funnel 溶剂 
ERHA F, FAA AB BU ao al 
分 离 的 玻璃 仪器 {常见 形状 如 下 图 ) 。 
互 不 相 溶 的 溶剂 组 成 的 溶液 因 密 记 不 
同 而 分 为 两 相 , 待 丙 相 完全 分 离 时 夺 
从 底部 放出 较 重 要 而 实现 分 离 。 


分 支 环 注入 技术 split-loop injec- 
tion FIA 44 HF AR RHE 
HAEA PURE Sp SE 
出 口 的 a 和 jh 两 部 分 ， 在 采样 位 时 ， 
弃 可 同时 采样 总 和 试剂 ， 分 别 充 请 a 
和 b; 也 可 用 二 者 的 汤 合 液 充满。 然 


| 后 停 录 ， 当 章 转 至 注入 位 置 ， 启动 泵 


则 分 支 环 中 的 溶液 即 被 载 带 进 人 FIA 
Be. 带 追 逐 b 带 ， 然 后 形成 带 渗 
透 并 完成 测定 。 该 技术 可 用 于 定量 测 
定 共存 元 素 对 待 测 组 分 的 干 拢 ， 也 适 
用 于 进行 多 组 分 标准 加 人 。 

FFR molecular pump 是 真空 
夭 统 中 最 常用 的 一 种 真空 汞 。 主 要 利 
用 叶片 的 高 速 旋 转 (2 ~ 4) x 10*r ， 
min"'， 把 气体 分 子 从 高 真空 部 压缩 
到 低 真 空 部 ， 再 由 前 级 套 抽 走 。 分 子 
Fa RG 10 Pa 上 以 上 的 超 真 空 度 ， 
FARA SA, ik 
RARE AR RA. SRE 
HEM., FEE SR A FES TR 
在 其 正常 工作 时 ， 必 须 维 持 10 “! Pa 
以 上 的 前 级 真空 。 

FF molecular electron- 
is 利用 电子 转移 将 分 子 识别 信息 
转化 为 电子 信 生 的 分 子 器 件 。 用 分 子 
电子 器 件 蔡 代 现 有 的 集成 电路 ， 将 极 
大 地 提高 集成 度 ， 将 为 分 子 计算 机 的 
设计 揭 开 新 的 一 页 。 

SFR molecular hinge 2 
A. D. Hamilton 等 设计 的 一 种 通过 
“诱导 适应 ”作用 结合 客体 的 主体 分 
子 。 如 图 所 示 ， 为 了 有 效 识 别 1- 丁 基 
HEEE, ROTA SEE 
FE EL Fh Sh KEENE L = 
E a ERER. 5 1-TA 
RERAGH, RHSRKW RH 
转 34.1°, SRR MEE YE Br 
到 0.337nm。 为 了 适应 客体 ， 结 合 时 
主体 分 子 的 结构 发 生 了 相应 的 变化 ， 
还 过 “诱导 适应 ”实现 识别 。 
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分 子 灌 开关 molecular light switch 
利用 光 作 用 下 进行 选择 性 分 子 识别 的 
ŽRK, BESS. RESTS 
光 激 发 后 不 是 直接 从 沿 发 态 返 回 基 
态 , 而 是 发 生 异 构 、 键 的 开裂 、 结 合 
客体 等 反应 ,分 子 的 功能 通过 光 可 以 
进行 调控 ,两 此 称 之 为 分 子 光 开关 。 
RRA AREA. HAR H., 
光 诱 导电 荷 转移 等 具有 光化学 传 感 功 
能 的 分 子 。 如 在 冠 酸 、 环 糊 精 上 结合 
发 光 基 团 后 ， 其 对 客体 分 子 的 识别 性 
能 可 以 通过 光 进 行 可 道 调控 。 

FO molecular cleft 出 
Jr. Rebek 等 提出 的 具有 多 个 羧基 识别 
官能 团 的 非 环 状 主体 分 子 ， 分 子 旺 U 

Hy CH, 


QO 总 
H HO 


SRM OA (MAAR). UFE 
ee (@l RE RG HET A 
要 选择 ， 如 使 用 芳香 环 可 以 提供 与 客 


体 分 子 额外 的 m 堆积 作用 ， 


分 子 活 性 分 析 molecular activation 


| analysis; MAA 利用 活化 技术 在 分 


子 水 平 上 研究 元 素 化 学 行为 的 核 化 学 


分 析 法 。 它 将 传统 的 活化 分 析 与 特效 


的 前 处 理 手 段 (REAC. EE 
ik. HEEK. ATER., MH. E 
级 溶解 等 ) 相 结 合 ， 既 具有 活化 分 
桥 有 灵敏度 高 、 精 密度 和 准确 度 好 、 基 
体 效应 小 、 超 微量 取样 和 多 元 素 同 时 
测定 的 优点 ， 又 可 以 给 出 元 素 的 化 学 
形态 。 有 虽 前 主要 用 来 研究 生物 必需 元 
未 或 有 毒 元 素 在 环境 中 的 化 学 形态 ， 
微量 元 素 在 细胞 内 或 亚 细 胞 组 分 中 的 


| 分布、 存在 的 形态 及 其 与 蛋白 质 、 


At. ERS PRS) AEA, WE 
TUR TEES AE Batak ia), AE iY 
名 器 官 与 体液 之 间 的 迁移 转化 等 。 参 
见 活 化 分 析 条 。 

分 于 剂量 molecular dosimetry 利 
用 生物 大 分 子 结 构 和 功能 的 改变 作为 
指标 ， 可 以 判断 与 之 必用 的 其 他 分 子 
发 生 一 定 效应 时 的 县 。 通 常 应 用 于 环 
境 话 变 和 化 学 致 瘤 等 研究 领域 中 ， 指 
DNA 或 基因 受 化 学 物 攻 击 后 形 咸 多 
种 形式 的 永久 性 损伤 、 加 合 物 和 突 
T, 通过 测定 它们 的 类 斑 和 发 生 频 率 
等 ， 可 得 出 分 子 剂 量 。 分 子 剂 量 与 接 
触 剂 量 不 同 。 前 者 反映 了 一 个 化 学 物 
真正 起 到 牛 物 学 效应 的 剂量 ; 后 者 则 
不 是 。 故 分 子 剂 量 对 于 环境 因子 危险 
性 评估 具有 重要 意义 。 
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STEK intermolecular hydro- 
gen bond AREAK FER A 
电 负 性 天 而 半径 较 小 的 原子 【如 下 、 
ON) 结合 所 形成 的 :种 特殊 的 
BTN A. RRA RHE 
X-H eY ARS, BAR AE dG X 
S Y ALR, ABR - RA 
ADKF + mol 以 下 ， 比 通常 的 化 学 键 
REDS, HK, BA 
BA oo fa AOE By tE, 但 与 共 价 
HE, CRP AVE By PE 
那么 严格 WIM Aa N E 
化 - 氨 键 可 在 分 子 间 形 成 ， 称 为 分 
TAB, HHA FARR, Be 
为 分 子 内 氨 键 。 红 外 光谱 法 是 证 明 
一 个 体系 是 洗 存 在 毛 键 最 有 效 的 方 
法 之 一 。 

分 子 闻 相互 作用 力 interaction 
force between molecules 当 一 个 分 于 
周 轩 有 另外 分 子 存在 时 ， 它 的 行为 蓝 
Se BB SE FR AER A RE 


Wo APE ABE. | 


分 子 间 相互 作用 分 为 物理 作用 和 化 学 
作用 。 前 者 无 新 化 合 物 生成 ， 作 用 能 


BH (AO ~- 15kj mo), yÉ | 
| AX. 在 液 相 色谱 中 ， 由 于 液体 扩散 


性 和 狗 和 性 , 后首 的 作用 能 较 强 
(200 ~ 400k] - m~), ERWEE 
Rm. RARER. STAR 
互 作用 可 由 相互 作用 势能 或 分 子 间 力 
来 表征 。 当 玛 个 球形 对 称 的 分 子 4 和 
b 相距 无 限 远 时 、 它 们 之 闻 的 相互 作 
用 可 护 格 不 计 。 当 对 体系 作 功 使 此 两 


分 子 相 互 接近 . ARR E i 


们 之 闻 的 总 能 械 增 加 了 附加 的 分 子 闻 
相 开 作用 势能 Uo U, 与 a、b 分子 结 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


HAR, Re Sa, b 分 子 对 称 中 
心 的 上 距离 rf 有关: 分子 阅 相互 作用 势 
能 已 在 数值 上 等 于 将 这 两 个 分 子 从 
Ac Rat Sh HE UE BARE U, Abat Pr a 
Roh, AT ariel fe A AaB 
rab ATS AEA A, SHE 
定 相 互 排斥 力 为 正 ， 相 互 吸 引力 为 
负 。 分 子 间 相 互 作用 力 是 各 种 分 离 过 
程 的 推动 力 ， 

GTER molecular capsule ”分 于 
ARE ea Fee A 
FEAR on RE. INRA AS 
是 由 Jr. Rebek ARAG TREE. H 
FRR tid, EORR E We 
乙烯 、Z PRBARU RR Thé 
适 的 两 个 小 分 子 形成 的 超 分 子 等 
EPAR). 

HFE molecular diffusion BE 
项 分 子 洛 着 色谱 柱 轴 向 的 扩散 效应 。 
当 载 气 带 着 滚 质 分 子 进入 色谱 柱 中 
at, THAR Rhee, HF 
HEA FRHE SA ST 2K BEBE AE, SEIA 
na Fe Re. PRE. 在 气相 
EEF, ATIR SEAE PR 
扩散 系数 、 载 气 线 速 以 及 性 填充 情况 


系数 较 气 体 小 LO" ~ 10 A, EN 
质 在 液 丰 中 的 这 种 扩散 可 牧 略 不 计 。 
分 子 高 子 molecular ion 在 离子 
化 过 程 中 ， 分 于 内 的 化 学 键 示 断裂， 
只 是 由 于 失去 电子 或 附加 电子 而 产生 
HAT. BRAM RM ËR. 
它们 是 与 分 子 量 相关 的 离子 ， 对 于 单 
中 荷 离子 、 分 子 离子 的 项 荷 比 在 数值 
上 等 于 该 化 侣 物 的 分 子 是, 


分 fen 227 


1 Dhm 


分 子 腔 蒜 的 结构 图 


SFRAH% molecular weight dis- 
inbution 
SEBS A ir A A. Aa 
FTRAPHATADBAN—H, E 
HAHI 7 a fe A A 
物 ， 不 加 的 分 子 量 有 一 个 分 布 ， 分 布 
HRS SRS AER RAs 
的 影响 。 高 分 子 紊 合 物 的 分 子 基 分 布 
状况 可 以 用 分 子 量 分 布 上 曲线 表示 。 

分 子 是 检测 器 molecular weight 
detector 直接 或 间接 检测 被 而 物 分 
子 量 大 小 的 检测 器 。 在 蜂胶 色谱 中 用 
于 测定 高 分 子 化 合 物 分 子 其 大 小 和 分 
子 量 分 布 ， 常 用 的 分 了 量 检测 器 是 蒜 
BE EU SE Ae RAS, HAR 
“PPR BL AG BE A eB BT 
强度 都 与 高 分 子 化 合 物 的 分 子 大 
小 有 疯 。 

分 子 内 电荷 转移 


子 取代 基 的 条 原子 分 子 5- 电 子 体系 


高 分 子 聚 合 物 中 不 同 分 子 | 


受 光 广发 后 ， 由 于 激发 态 根性 大 于 基 
态 ， 困 8 些 分 子 内 电荷 产生 分 离 ， 发 后 
分 子 内 电荷 由 推 电 子 部 分 向 吸 电子 部 
分 转移 的 状态 (ICT A). ICT 态 的 
形成 与 溢 剂 特性 密切 相关 ， 若 溶剂 极 
性 大 ， 则 ICT 态 稳 定 ， 是 最 低能 级 ， 
WEES SG ICT 态 发 光 ; 若是 非 
RAM, WAS ee eR. A 
此 分 子 内 电荷 转移 荧光 的 发 射 波长 随 
溶剂 极 性 增 大 而 发 生 红 移 。 许 多 荧光 
分 于 都 会 产生 [CT 态 ，ICT 态 在 分 子 
识别 中 应 用 广泛 。 

SFA = intermolecular hydro- 
gen bond ATR. 

分 子 气体 激光 器 molecular gas la- 
ser 顾名思义 是 激光 介质 为 气体 分 
子 的 激光 器 ， 最 重要 的 是 二 氧化 碳 激 
光 器 、 输 出 该 长 为 I0600um ， 且 输出 


i 功率 很 高 ， 可 以 得 天 儿 百 瓦 乃 至 更 高 


intramolecular ; 


charge transfer, ICT AR. HER | 


的 激光 功率 . A Ye ae He 
RGR. 
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HTH molecular tweezer FE 
具 钳 的 - -种 大工 合成 的 受 体 分 子 。 如 
“FOES Ar aR, PS BY at A BE eg 
0. 7am, ii w HERD SSR 十 的 
匹配 作用 可 以 结合 相应 的 客体 分 子 。 
类 似 地 ， 错 的 两 边 可 以 是 电子 供 体 基 
H, REHA THERES EKS 
的 电荷 转移 相互 作用 ， 形 成 三 明治 状 
让 客体 复合 物 。 这 种 玖 组 织 的 分 于 识 
别 方式 往往 共有 较 高 的 识别 能 力 和 识 
别 选择 性 。 


分 子 散 射 ”molecular scattering # 
暮 的 一 种 ， 与 丁 达 尔 散 射 不 同 ， 它 指 
的 是 在 均匀 、 纯 净 的 介质 中 所 观察 到 
的 微弱 的 散射 。 

SFR molecular sieve 41-1 2, 
谱 中 常用 的 -- 种 固体 吸附 剂 ， 它 是 一 
HRA SHASTRA YMA 
Hae ee A Bw, 由 
J. W. Mebain 命名 。 一 般 化 学 表达 式 
为 ， Man * Al,O; + xSiO0, + yH,O, 其 
中 M As PS. n 为 其 价 态 ，x 
HEEE., y 为 饱和 水 分 子 数 。 当 被 
分 离 物质 的 分 子 体积 小 于 分 子 筛 孔 穴 
通道 时 ， 便 进 人 通道 而 被 吸附 ， 否 期 


l 


| 不 被 吸附 ， 因 而 混合 物 组 分 彼此 得 到 


AYR. AF ECAR Fe AY Ee 
(300 - 1000m - 5) ， 因 此 具有 很 
a A) BS ARR EPA PELL A REE 
tE, h Fab Pit i RAL 
和 和 吸附 和 容量 “是 高 效 干 燥 剂 )， 吸 水 
藻 的 分 子弟 会 失去 活性 ， 所 以 在 使 用 
前 必须 活化 ， 一 般 在 550T F oh M 
4~5h, 

SFM molecular sieve chro- 
matography 又 称 凝 胶 色 谱 。 是 以 分 
RARE MAA, HARAKA 
SPF TL AD AS EE A, HR 
BRAS RA DATS BR 
FH. SUB ARES. 

分 子 识别 molecular recognition 
某 给 定 受 体 【或 称 为 主体 ) 对 客体 
分 子 选 择 性 结合 并 产生 某 种 特定 功能 
的 过 程 。 分 子 识别 包括 主客 体 间 几何 
尺寸 、 形状 上 的 相互 识别 以 及 分 子 间 
氢 键 、 关 堆积、 电荷 转移 等 分 子 间 非 
共 价 相互 作用 的 识别 。 两 个 或 数 个 分 
子 问 的 分 子 识别 是 形成 超 分 子 的 
第 一 步 。 

4°16 Yo molecular adsorption 
样品 以 分 子 状态 吸附 在 固定 相 表 面 。 
在 小 相 色 谱 中 ， 通 常用 来 与 样品 以 离 
子 变换 、 分 配 等 机 理 保 留 在 固定 相 中 
AEH. 

StF Mi molecular absorption 
分 子 对 辐射 的 吸收 。 在 原子 吸收 光谱 
H, JO ARE Pe a a OH, 
CH, CN, C. NH, CO, H,O 等 ， 
EH 24 BE sk BK 3d a, 
OH 在 309 ~ 330nm 和 281 ~ 306nm, 
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CH 在 387 ~ 410nm, C, 在 468 ~ 
474nm 有 分 子 吸收 带 。 试 样 在 原子 化 
过 程 中 形成 的 分 子 ， 产 生 分 子 吸收 ， 
SAS AL HTE 200 ~ 400nm 有 分 子 
吸收 带 ， 其 中 NaCl 在 192nm 和 
240nm HEP PORE, ALAR EE ABR 
PRERTE <240om 区 有 强 的 分 子 吸 收 。 
分 子 吸 收 具有 波长 、 时 间 和 各 泡 度 特 
性 ， 利 用 这 些 特性 可 以 避免 和 消除 分 
子 吸 收 对 测定 的 影响 。 分 子 吸 收 形 成 
宽带 背景 ， SRM ARM, ER 
际 分 析 中 需 对 它 进 行 校正 , 方法 有 双 
A. ESOL, BSR AAA 
PRU 

SFR molecular absorp- 
tion spectroscopy $ 4) FIR WE bE 
后 从 基态 或 某 一 低能 态 跃 迁 到 另 -高 
能 态 所 产生 的 光谱 。 分 子 具 有 转动 能 
E RAR E, MP RES EL, oF 
ER RMN ORR E =E, +E, + 
Eo AF RBC BRS TETA 
谱 、 分 子 振 动 光 谱 和 和 分子 转动 光谱 。 


t 


in, Ie, 
HyGC2H OCs HOC) HAE HOC; 

er J) 

EV i 

k3 


分 子 中 同一 惠子 能 态 、 同 一 振动 能 
栓 内 不 同 转动 能 级 间 既 迁 产生 分 子 
转动 光谱 ， 位 于 远 红 外 光谱 区 ; 同 
一 电子 能 态 内 不 同 振动 能 级 间 古 迁 
产生 分 子 振动 光谱 ， 位 于 中 红外 光 
谱 区 ; 电子 能 级 间 的 找 迁 产生 分 于 
电子 光谱 ， 位 于 紫外 -可 见 光 谱 区 。 
车 电子 婚 迁 的 同时 伴随 着 振动 和 转 
动能 态 的 变化 ， 则 可 以 得 到 谱 带 的 
精细 结构 。 分 子 踊 收 光 谱 反 映 了 分 
于 结构 的 特征 。 

分 子 相 于 散射 coherent scattering 
of molecular SLAF HH. 
HTA molecular necklace 通 
过 模板 会 成 得 到 的 形似 项 链 的 一 种 纳 
KE. MRR (PEG) 与 环 
糊 精 作用 ， 则 一 条 长 链 的 PEG 分 子 
可 以 串 十 多 个 环 糊 精 分 子 ， 就 像 项 链 
一 样 。 然 后 在 PEG 的 两 端 用 不 能 穿 
过 环 棚 精 的 大 基 团 进行 修饰 ， 则 环 灶 
精 分 子 不 能 脱落 ， 得 到 稳定 的 分 子 项 
链 。 刀 下 图 。 


] 
HOt HOCH ,OO "NH NO; 


NO 


分 子 项 链 图 


分 子 印记 法 molecular imprinting 
method ”将 待 测 的 目标 分 子 作为 模 
板 ， 与 含有 对 模板 分 子 具有 特定 识别 
位 点 的 功能 单 体 进行 聚合 反应， 则 功 
能 单 体 通过 分 子 间 相 互 作用 或 通过 容 


易 开 者 的 共 价 键 与 模板 分 子 一 起 形成 | 


聚合 物 ， 然 后 用 适当 溶剂 抽 提 出 模板 
分 子 ， 则 在 聚合 物 的 表面 贸 下 了 对 模 


概 分 子 的 形状 、 大 小 、 功 能 闭 具 有 记 
忆 功 能 的 识别 位 点 ， 这 种 聚合 物 称 为 
分 子 印记 聚合 物 。 分 子 印记 聚合 物 一 
艇 对 模板 分 子 具有 很 高 的 识 草 选择 
性 ， 儿 用 作 和 色谱 国定 相 、 人 工 酶 、 传 
感 器 以 及 人 工 .抗体 等 。 该 法 一 般 不 党 
要 严格 的 分 子 设 计 ， 所 得 聚合 物 与 天 
然 栈 相 比 稳定 性 好 ， 抗 化 学 腐 独 。 
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分 子 置 换 法 “molecular replacement 
晶体 结构 测定 中 破解 相 角 问题 的 一 种 
帕 特 进 方法 .向 量 空 间 中 的 帕 特 进 峰 
由 两 部 分 组 成 : 分 子 内 部 的 原子 间 向 
Big, PAS Saht, -AAIE 


点 ; PES US, A : 


ALAH, AMR. BR, 
St FTE ca DEE AS AEA A i 
BE. StF eo We Fe et Bb eat Re og 


其 位 置 ， 而 不 会 影响 此 到 原点 的 距 ， 


离 。 如 果 一 个 已 知 化 合 物 的 结构 与 待 
Wiha BHAA A, Ae Oe 
H, it A St ee -AE 
E. FA Re, AE 
PR OTR Se 
364535 WY TS RERE oe Rf A He dÈ 
近 ， 就 可 以 得 到 供 进 一 步 收 正 用 的 初 
始 结构 模型 . 

分 子 自 组 装 molecular self-assem- 
by 具有 识别 位 点 的 分 子 彼此 靠近 
时 会 寻找 最 安定 的 位 置 ， 其 结果 是 在 
BMA ThA ERT ALAA 
了 一 类 结构 明确 、 稳 定 、 具 有 某 种 特 
定 功 能 的 分 子 集 合体 或 超 分 子 结 构 。 
由 于 是 分 子 白 身 的 排列 组 合 所 致 ， 次 
此 称 为 分 子 自 组 装 。DNA 双 螺 旋 就 
是 核酸 碱 基 对 在 氧 键 人 用 的 诱导 下 租 
组 装 的 结果 。 分 子 自 组 装 在 生物 体系 
中 十 分 普 沉 ， 近 年 人 人 们 将 这 种 方式 几 
FALBR PD. EADS FRR 
子 间 弹 的 作用 力 彼此 识别 ,实现 自 组 
E, 使 其 具有 超越 单个 分 子 功能 的 高 
次 结构 即 超 分 子 . 分 子 自 组 装 是 超 分 
子 化 学 研究 的 重要 内 容 ， 

分 子 自 组 装 固定 法 molecular self- 


; assembling immobilization 


| 电极 表面 ， 先 修饰 .-…- 屋 硫 醇 类 化 合 


在 单 晶 金 


物 ， 这 是 通过 化 学 键 的 相互 作用 进行 
AMER Pa, RS BT 
自 组 装 的 方法 将 媒介 体 和 酶 … 层 一 层 
地 桥 饰 于 电极 上 ,构成 传感器 的 方 
法 。 该 方法 能 使 酶 进行 直接 电子 转 
移 ， 已 在 生物 传感器 的 研究 中 得 刘 应 
Fl. SOLIDE SBR RE EON TE 
自 组 装 膜 ， 通 过 缩合 反应 键 全 上 媒介 
体 (GWTER, RAS) 和 酶 可 构 
ABM ASE. DEAK. ABET, 
果 酸 等 的 多 种 生物 传感器 。 

MAEHE phenol-2 ,4-disul- 
phonic acid colorimetry -一 种 测定 硝 
SRA. BARRE KALE 
与 硝酸 作用 生成 CH:OH(NO。)。， 后 
者 在 碱 性 条 件 下 产生 分 子 重 排 ， 生 成 
黄色 的 络 合 物 CH, (NO ),ONH,, 
SE AA SO RE, SETA 
的 范围 为 0.05 -9hg g. WE 
中 亚 硝 酸根 在 1mg， Lo! 和气 化 物 在 
30mg : 工 以 下 时 ， 对 测定 无 影响 。 

RGAE MER BAR phenolic ion 
exchange resin 以 革 酚 类 缩合 物 为 基 
质 的 离子 交换 剂 。 在 离子 色谱 中 用 作 
BEH. 

酮 指数 测定 法 determination of 
Phenol index method 简称 FDA 法 。 
FDA 是 美国 食品 药物 管理 局 【Food 
and Drag Administration) PUSS, € 
是 美国 食品 药物 管理 局 测定 消毒 剂 、 


| 杀菌 剂 或 防腐 剂 等 物质 的 方法 。 


Æ% abundant nuclei ”同位素 让 
条 大 的 核 素 。 在 核磁 共振 中 ， 磁 性 强 
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的 丰 校 的 相对 可 接受 度 比 较 大 ， 较 容 
易 研 究 ， 最 常见 的 让 核 的 核 素 有 也， 
My PP Up 等 其 中 4 BEME 
E. 尽管 "N FERE, AKH 
非 电 由 极 核 "N 进行 研究 更 方便 。 参 
见 磁性 核 的 相对 可 接受 度 条 。 

HX HRE X-ray tube 
能 产生 X AM RSS Be, EE HJE 


的 和 射线 光源 ， 几 一 个 发 射出 于 的 : 


阴极 和 一 个 接受 电子 的 阳极 所 组 成 。 
阴极 一 般 由 螺旋 状 的 钨 丝 所 组 成 ， 在 
一 定 的 加 热电 流下 ， 可 产生 热电 子 ， 
这 些 热 电子 在 施加 于 阴阳 极 之 间 的 几 
FR FE a FR Ka A 


极 。 阴 极 一 般 由 铜 或 销 制 成 ， 面 向 阴 
RN-HKZAR, RAMA 
i 极 谱 法 、 循 环 优 安 法 以 及 类 似 的 方法 


WH. H.R... ASS. OY 
高 速 飞行 的 电子 所 到 靶 面 上 时 ， 除 了 
产生 热能 外 ， 电 子 的 减速 和 对 靶 材 的 
ARR, BLP ESE a 射线 
AURA HIE 和 射线 ,这些 X 射线 
通过 一 个 很 薄 的 饶 窗 射出 管 外 。 为 了 
避免 靶 的 过 热 . 通常 需要 用 循环 水 冷 
却 阳极 。 

封闭 试验 test blocking 抗原 与 抗 
体 间 的 特异 性 上 反应 被 首先 加 入 的 特异 
性 相 山 而 生物 学 活性 不 同 的 抗体 所 封 
闭 的 试验 。 如 将 不 完全 抗体 加 入 红 细 
胞 的 县 液 中 ， 可 阻止 这 些 细 胞 与 后 来 
DA BES FR + BES 

HÆ endeapping AUG = Pt 
TENETE l ERE K OE, A RE 


反应 ， 将 残留 硅 醇 基 封 锁 起 来 的 化 学 : 
处 理 过 程 。 经 封 尾 处 理 的 硅胶 基质 固 ， 


定 相 碱 小 了 溶质 与 固定 相 之 间 的 次 级 


一 种 | 
: 度 、 化 学 价 态 的 变化 、 通 能 变化 等 。 


相互 作用 ， 使 分 离 效 果 有 明显 改善 。 

#624 2H full width at half maxi- 
mum; FWHM 是 峰 的 背景 以 土 峰 高 
一 半 处 与 基线 平行 的 峰 宽 麻 。 适 常用 
来 描述 峰 的 展 宽 效应 ， 也 是 谱 侈 能量 
分 辩 率 的 一 个 重要 指标 。FWHM 与 
很 针 因 素 有 关 ， 如 样品 表面 的 光洁 


MBit peak to background ratio 在 
原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 是 指 分 析 线 峰 
高 或 峰 面积 与 背景 再 者 吸光 度 之 比 ; 
在 原子 发 射 光谱 分 析 中 ， 是 指 分 析 线 
与 背景 两 者 强度 之 比 。 它 决定 了 一 个 
分 析 方 法 的 实际 可 测定 的 下 限 含量 或 
EE, 

MEADE peak current 在 线性 扫描 


中 ,在 一 次 扫 拱 时 由 于 物质 的 还 原 或 
氧化 而 产生 的 电流 峰 的 最 大 值 。 

KEFE GY peak potential ERR FET 
MRR. WREKE 
中 , We ANY, 指示 电极 
的 电位 。 

峰 度 pcaknoess 又 称 峰 态 系 数 
(kurtosis) 。 模 率 密度 分 布 曲 线 在 平 
均值 处 峰值 高 低 的 特征 参数 ， 以 粤 


nÈ (x, —3)4 

[EC -写生 
At, n 为 测定 值 ; * 为 算术 平均 
fA; ma 为 测定 值 的 数目 。 正 态 分 布 的 
妖 度 为 3。h, <3， 表 明 分 布 曲 钱 具 有 


TEER, 测定 值 在 平均 值 附 近 的 
分 布 比 正 态 分 布 更 分 散 ; h >3， 表 


by 
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明 分 布 具 有 过 渡 的 峰 度 ,测定 值 在 平 
均值 附近 的 分 布 比 正 态 分 布 更 集中 。 
可 用 峰 度 来 检验 测定 值 分 布 的 正 
ESTE 

ah -H BY RG peak to peak linewidth 
因为 ESR 的 能 量 吸收 谱 线 都 比较 宽 ， 
所 以 为 了 提高 灵敏 讼 ， 在 测试 ESR 
谱 图 时 一 般 都 记录 一 次 微分 曲线 。 在 
一 次 微分 曲线 中 通常 用 两 峰值 ( 即 
BRIE) 间 的 宽度 表示 线 宽 ， 
这 就 是 峰 - 蜂 宽度 。 上 峰 - 峰 宽度 与 平常 
说 的 吸收 曲线 的 半 高 宽 是 有 区 别 的 。 

WM peak height 从 色谱 峰 的 顶 
点 到 基线 之 间 的 垂直 距离 ， 以 疡 表 
示 。 峰 高 的 物理 意义 是 当 组 分 随 载 气 
进 人 检测 器 时 ， 检 测 器 的 输出 信号 达 
到 最 大 值 ， 也 即 在 色谱 图 上 峰 高 相应 
于 组 分 的 最 大 浓度 值 , 参见 保 贸 
时 间 条 。 

贬 高 测量 法 peak height measure- 
ment 石 旱 炉 原 子 吸收 光谱 分 析 中 一 
种 测量 吸收 信号 的 方法 。 车 原子 化 速 
度 很 快 ， 总 原子 化 时 间 ra 很 短 ， 而 
原子 在 明 收 区 的 平均 停留 时 间 rr 足 
够 长 ， 在 完全 原子 化 的 瞬间 =r, 
分 析 区 内 的 原子 数 达到 峰值 ， 这 时 的 
ETH N,- 


N, =No 1 ea) 

A 

AF, M 是 试 样 中 被 测 元 索 的 原子 
数 。 ym, 1 - eT m E, 则 


N =N 在 这 种 情况 下 ， 即使 原子 
化 时 间 ra 和 自由 原子 在 吸收 区 的 平 
均 停 留 时 间 ra 有 所 变化 ， 峰 值 吸收 


原子 数 N, 近似 等 于 试 样 中 被 测 元 率 
的 总 原子 数 NN,。 车 自由 原子 在 吸收 
区 的 平均 停留 时 间 rn RE, ra > TH, 
则 法 竹 的 峰值 盈 收 信号 将 随 r 、rs 
而 改变 ， 依 实验 条 件 而 变化 。 
SSAA peak area 是 指 色 谱 放 曲 
线 与 基线 之 间 所 包围 的 面积 ， 用 4 表 
To ERE RO Peet 
重要 参数 。 在 大 多 数 情况 下 ， 被 分 离 
组 分 的 含量 与 所 测定 的 峰 面 积 成 正 
比 ， 基 此 正确 测量 峰 面 积 是 定量 分 析 
的 基础 。 参 见 峰 面积 测量 法 条 。 
MH GE measurement of 
peak area 广泛 用 于 色谱 分 析 和 原子 
吸收 光谱 分 析 的 一 种 测量 方法 。 在 色 
详 分 析 中 ， 上 峰 面 积 的 准确 测量 是 色谱 
定量 分 析 的 关键 。 采 用 自动 积分 的 方 
式 ， 可 以 真实 地 测量 峰 面 积 的 大 小 ， 
测量 精度 较 高 。 人 工 测 量 时 可 采用 近 
似 的 方法 ， 对 于 对 称 色谱 峰 峰 面积 是 
A=1.065 xh x2P,, 
AH, AWE: FAYRE. H 
于 不 对 称 色谱 峰 


i 
Azh z. Wo 1s + Fags) 


AP, ois. Woes St Bl it Be ee 
0.15, 0.85 MAR. WARS SH 
离 峰 峰 面 积 的 测量 可 采 骨 垂直 切割 法 
和 切线 切割 法 ， 对 于 特别 不 规则 的 
kg. OTSA BY ee E a e 
SRERUWER., MRMAERE 
HERRAZ. 

EASA TRH, # 
在 康子 化 的 全 部 时 间 内 原子 停留 吸收 
RA, MRS ae. ME 
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分 原子 数 
N= ["N,de ~ Nory 


RH, r 昆 积分 时 间 ; N, 是 任 - -时 刻 
:进入 吸收 区 的 原子 数 ， 和 V 是 试 样 中 
被 测 元 素 的 原子 数 ; mn 是 自由 原子 
在 吸收 区 的 平均 停留 时 间 。 在 这 种 情 
OF, 睛 与 总 原子 化 时 间 无 关 ， 只 要 
被 测 元 素 全 部 炬 子 化 和 7。 保持 不 变 ， 
即使 原子 化 条 件 和 试 样 组 成 发 生变 
化 , 测 得 的 原子 吸收 信号 仍 哥 持 不 
变 ， 只 与 试 样 中 被 测 元 素 的 原子 数 
N 有关。 因此， 峰 面积 测量 法 〈 积 
分 法 ) 在 原子 吸收 光谱 分 析 中 获得 
了 广泛 的 应 用 。 

EMA calibration of peak ar- 
cea， 在 毛细 管 电 访 中， 溶质 通过 毛细 
等 的 迁移 速度 是 电泳 力 和 电 滩 力 的 函 
数 ， 不 奖 的 组 分 以 不 同 的 速度 通过 检 
测 窗 口 。 移 动 较 快 的 组 分 通过 检测 窗 
后 所 需 的 时 间 较 短 ， 反 之 则 较 长 。 在 
这 种 情况 下 ， 为 了 获得 准确 的 峰 面 积 
数据 必须 用 迁移 时 间 了 予以 下 正 。 校 正 
后 的 面积 等 于 直接 测 得 的 芹 积 除 于 该 
组 分 的 迁移 时 间 ， 

we OL -nes peak matching 是 测定 
离子 精确 质量 的 一 种 方法 。 精 度 可 这 
百 万 分 之 一 到 百 万 分 之 十 。 根 据 息 形 
屁 质 谱 仪 的 基本 公式 ， KP wy 
PRE 时 ， 质 量 分 别 为 mm 和 m 的 
两 个 离子 有 如 下 关系 ; My iM, 二 了 
内 。 在 离子 接收 狭 双 前 装 上 一 对 偏转 
电极 ， 并 在 电极 上 加 …- 个 和 示波器 * 


示波器 y Mh, AMBRE V 和 
V, 之 间 交 状 变 化 时 ， 示波器 屏幕 上 
就 会 交替 出 现 质 量 为 m, 和 m, 的 两 
TE, TERMS V, AV, EI, Ei 
器 分 辩 率 足够 识 时 ， 利 用 已 知 m 离 
子 的 精确 质量 ， 即 可 算出 m, 的 精确 
质量 。 但 是 要 求 两 个 高 子 相 对 质量 关 
不 超过 10 名 。 

WAM peak capacity 对 给 定 的 
色谱 体系 和 操作 条 件 ， 在 一 定 的 时 间 
内 ， 最 多 能 从 色谱 柱 中 洗 脱 出 达到 足 
够 分 离 度 的 色谱 峰 组 分 ) 的 个 数 。 
如 果 柱 的 分 离 效 率 高 ， 所 获得 的 色谱 
峰 尖锐 ， 则 该 柱 的 峰 容 晤 就 大 。 因 
IE, 影响 柱 效 的 因素 都 将 影响 


| 峰 容 量 。 


峰值 吸收 测量 法 ”method of peak 
absorption measurement jÑ riw E E 
FRU PUD EG aR 
定 试 样 中 被 测 元 素 含 量 的 方法 。 在 使 


i 用 锐 线 光源 和 实验 条 件 一 定 的 情况 


于 ， 峰 值 吸收 系数 h 与 试 样 中 被 测 
元 素 的 原子 数 成 正比 


2 
keg 2 in 27re 


KA 


i RP, Ar ZEBRA, e 是 电子 


电荷 ; m EAFAM; c 是 光速 ; f 
是 吸收 振子 强度 ,定义 为 每 个 原子 能 
吸收 特征 辐射 的 平均 电子 数 ， 是 由 唉 
迁 矩 所 得 到 的 吸 归 强度 的 理论 量度 ; 
六 为 吸收 兆 程 上 单位 栖 积 内 能 吸收 频 
RH r 特征 辐射 的 原子 数目 。 在 给 定 
RAE. RAPT RN 
SHH PREDLENABRREM, B 


轴 相 同 的 扫 措 电压， 将 质谱 信号 加 到 | 此 ， 通 过 测量 峰 信 吸 收 系 数 就 可 以 确 
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Ci PRM CR HAE. 
MERARKA RRL EME 
determination of carbon isotope ratio of 
protein in honey EA JA tite [a] (te Et 
值 的 测定 ， 对 于 蜂蜜 的 品质 来 说 具有 
RABB HSM. MARTA 
E, PAR ECE Amel ie RS 
i, BRM CC Ney 22%. ~ 28%, TT 
TB SR EKR HAERE 
ATP E, HEak i R th, B 
"Ce? CIR A 10%o ~ 20%e， 所 以 ， 通 
过 对 蜂蜜 和 蛋白质 嵌 同位 泰 比值 的 测 
E, TOA SH EE EBA 
REM ATE. A 
Ri: HRSA RS ARREST A 
动 进 样 器 上 ,在 氧气 脉冲 的 存在 下 将 
BRA 00T Hi. A 
FIPE iE. 温度 高 达 Bot, ee 
样品 灼 烧 生成 CO, , N, NO, 和 H,O, 
其 中 CO, 与 其 他 杂质 分 离 后 ,经 色谱 

FE REA AEST ALE RT. 

VEGAS RKB slotted 
tube trapping-atomic absorption spec- 
trometry ”一 种 在 火焰 中 预 富 集 被 测 
元 素 以 提高 火焰 原子 吸收 光谱 分 析 灵 
敏 度 的 技术 。 将 一 要 石英 或 金属 捕 集 
SRT HRA HAR TCH AG 
+, SHR ce AR, aba 
物 被 冷凝 在 水 冷 或 气 冷 的 捕 集 管 的 外 
Hi. AHR SRI, ARE 
She E BY 5) hr eB AIR 
化 ， 从 而 在 测量 光路 中 形成 很 高 的 原 
子 密度 ， 产 生 高 的 吸光 度 ， 达 到 提高 
测定 灵敏 讼 的 日 的 . 

BASCA HE Ra 一 种 具 


alot bumer 


有 锋 型 燃烧 口 的 燃 伐 器 。 常 用 的 是 单 
SERA EE. Sh, RARE eR 
Be. ESMRAS. MERRY 
成 预 混 合 型 原子 化 器 。 用 大 顽 不 锈 钢 
或 钛 钢 制 作 ， 以 防止 燃烧 甸 在 商 温 下 
变形 。 燃 烧 链 的 宽度 和 长 度 取 决 于 火 
焰 的 燃烧 速度 ， 燃 烧 速 度 快 的 火焰 ， 
震 使 用 较 窗 的 多 宽 和 较 短 的 甸 长 。 对 
T T-A ki, RRR KA 
100mm, ATF 4b UF R- k, 
链 长 为 50mm,， 链 宽 通 常 都 多 为 
0.5mm。 链 形 燃 烧 器 的 优点 是 ， 燃烧 
稳定 ， 炎 焰 基 本 上 不 受气 流 扰动 ， 产 
ERAGE, RR, ARE 
K. PIERRE BAR BE, 

Eiei Volhard’s method — 
种 沉淀 滴定 法 ， 采 用 Fe (L) 
作 指 示 齐 利用 沉淀 反应 ， 几 KSCN 或 
NH,SCN 标准 溶液 滴定 Ag * 的 方法 。 
当 AgSCN 定量 沉淀 后 ， 稍 过 量 的 
SCN” 与 Fe* 生成 红色 配合 物 
FeSCN 表示 滴定 终点 。 此 法 还 可 用 
Fa. BLT. oN 等 离子 的 测 
定 《 加 入 一 定量 但 又 过 量 的 AgNO, 与 
这 些 离 于 反应 后 , 滴定 剩余 的 
Ag’) « 

ABBR Fraumbholfer line #4 
原子 吸收 光谱 线 的 早期 称谓 。1802 
Æ, {RBIS (W. H. Wollaston) 发 
现 了 太阳 光谱 中 的 黑 线 ,但 没 能 给 予 
满意 的 解释 。1817 EE 
(J. Fraunhofer) ZR BAR RAG 
玻 珊 棱镜 放置 在 经 纬 仪 前 。 让 去 阳光 
通过 小 多 投射 到 棱镜 上 ， 诈 经纬仪 上 
的 望远镜 观察 光谱 时 再 次 观察 到 了 入 
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名 条 黑 度 不 等 的 黑 线 密集 在 光谱 上 ， 


其 中 了 线 是 由 紧 舍 在 一 起 的 两 条 最 |; 
: 动 失调 ， 甚 至 造成 死亡 ; 对 猪 产生 肺 
| KR. MAPPER. AGERE 


BARRARA, A St DF LA 
i. SACRA RSE, RERE 
这 些 黑 线 ， 内 看 到 一 些 位 置 与 太阳 光 
REF D 黑 线 相同 的 亮 线 ， 并 测定 了 
未 分 辨 的 D 线 的 平均 波长 为 


0. 0005887mm， 由 于 当时 不 了 解 产 生 


这 些 瞳 线 的 原因 ， 于 基 就 将 其 称 为 夫 


HM HER. 1820 年 布鲁斯 特 i 
(D. Brewster) AS RIF EARP | 


生 的 原因 做 出 了 基本 上 是 正确 的 解 
释 ， 认 为 去 劳 崔 弗 线 是 由 于 太阳 外 围 
大气 圈 对 太阳 光 吸 收 的 结果 ， 后 来 的 
本 生 【R Bunsen) MA AHE 
(G. R. Kirchhoff) 设计 了 煤气 灯 ， 用 
REGA REKAT, KAER 
出 不 同 的 颜色 ， 认 为 火焰 的 颜色 是 与 
元 束 而 不 与 化 合 物 相 联系 的 ， 是 某 - -- 
元 素 的 特征 ， 是 鉴定 元 素 最 灵敏 和 最 
简单 的 方法 。 这 -一 发 现 ， 标 志 荐 发 射 
光谱 化 学 分 析 的 诞生 。 

RE vollammetry 使 用 固 栖 电 
极 或 表面 静止 的 电极 ， 如 旺 东 电极 、 
HARRER, SARRIERI 
Bo HSE, MARRE RI 
AY, RRR TAREE LAR 
化 曲线 . 而 伏 安 法 来 源 于 电流 -电势 
曲线 ， 两 者 在 本 质 上 并 无 区 别 。 

KOVR fumonisins 真菌 镰刀 
RR AB ERG 77 ERIK ( moniliform) Æ 
成 的 一 种 真 苦 毒素 ， 针 存在 于 玉米 及 
玉米 制品 中 ， 其 含量 -- 般 超过 lpg- 
5 '。 HAR. WH. ORE. BR, 
TSP A RK ER ER 


在 。 它 能 使 马 产生 脑 白 质 软化 证 、 神 
经 性 中 毒 而 旦 现 意识 障碍 、 失 明和 运 


测 方 法 主要 有 人 免疫 亲 和 柱 -荧光 法 、 


| 免疫 亲 和 和 和 柱 -HPLC 法 、 毛 细 管 电泳 
i A. AREER. 


We FRE RB fluorine ion- 
selective electrode 一 种 测定 微量 气 
离子 (CF) 的 离子 选择 性 电极 。 其 
结构 如 下 图 所 示 。 由 钝 的 或 摊 杂 个 
Eu (增加 导 电 性 ) BOSE BEC LaF, ) 
单 品 制 成 的 传 感 膜 封 于 塑料 管 一 端 ， 
管内 充 入 内 参 溶液 并 用 银 - 氧 化 银 电 
极 必 内 和 参 电极 作 组 成 。 氟 离子 选择 电 
极 测定 F 的 选择 性 极 高 ,几乎 没有 干 
扰 , 并 能 测定 溶液 中 107' - 10 “mol ， 
L "浓度 的 F- 。 但 使 用 时 需 将 被 测 深 
液 的 pH 值 控制 在 pt =5 ~ 8.5 的 范 
围 .以 消除 高 浓度 H 或 OH -的 干扰 。 
气 离 子 选 择 电 极 现 已 广泛 庶 用 于 环境 
KAS FO 的 测定 。 


氟 离 子 选择 性 电极 
1 一 全 -氧化 银 内 参 比 电极 : 
2 一 内 参 比 溶液 (NaF-NaCi Pea); 
3 一 氰 化 鲁 单 品 腊 


PPAF 


FERRE flotation method 利用 相 | 


SbF BED F h OA A Dek h i BE a) Pa 
E, RP RR. WETH 


B, RARR TIRE. KAWA | 


MK FRAMARA ORE. 

HA flotation --- FP Ft BT 
法 。 它 借助 于 于 升 的 气泡 流 将 水 溶液 
中 的 物质 (AT, 2r Ri. € 
属 微粒 和 悬浮 物 等 ) 选择 性 地 漂浮 
到 溶液 表面 的 过程 。 物 质 能 党 被 浮 
选 ， BATRA. BKB 
ARARE LAR, Te 
选 宁 水 性 物质 ， 一 般 要 预先 使 其 与 适 
SRM Eas ERK ED 
才能 实现 浮 选 。 依 浮 选 方式 不 同 分 为 
TEP, FR. WIPE, 
此 技术 已 广泛 用 于 矿石 中 有 价值 矿物 
的 证 集 。 分 析 化 学 中 据 此 提出 泽 选 富 
集 法 、 浮 选 光 度 法 。 

FKE flotation specirohpo- 
tometry HPL. BRAILES 
定 相 结合 的 分 析 法 。 分 为 溶剂 浮 选 和 
泡沫 浮 选 两 类 。 前 者 靠 有 机 溶剂 将 水 
相 试 液 中 符 测 物 带 到 两 相 界 面 上 ， 经 
RAR AS. FEM + 
RA — A Po EE 
fig, Æ [H] =0.45mol - L ft 
Ep, AR A AE t A 
Hg( I) -1 -EF RRA DHSS 
KSA ARREO RARE 
于 少量 甲醇 中 进行 光度 测定 , Semn = 
15x10°L+ mol! + om 。 后 者 使 用 
适当 的 起 泡 莽 《如 表面 活性 剂 ) ,使 
待 测 组 分 以 离子 形式 或 配合 物 形 式 随 
泡沫 一 起 与 库 试 样 溶 滚 分离、 随后 加 


太 适 当 的 请 泡 剂 消 泡 后 进行 光度 测 
定 。 例 如 , 在 pH =? KAP, AH 
离子 表面 活性 剂 澳 化 十 六 烷 基 三 甲 贸 
(CTMAB) (FREAR CN -A 
T-FAAR EHAA, RAAZ 
醇 为 消 泡 型 ,可 用 于 CN 的 测定 ， 
Earm =5 X10*L mol cm。 

符号 附 吉 法 symbolic addition 
method ” 蝇 体 结构 测定 中 破解 相 前 问 
题 的 一 种 直接 法 。 选 出 定义 原点 的 强 
入射 【一 般 是 三 个 } ， 指 定 其 相 角 ， 
对 于 非 中 心 对 称 的 空间 群 一 般 还 需要 
指定 一 个 衍射 的 相 角 ， 定义 绝对 构 
型 , 再 加 上 少数 几 个 强 术 射 以 a， 
5,，… 符 号 作为 各 自 的 相 角 ， 构 成 起 
始 套 。 利 用 三 重 积 符号 关系 式 或 工 ， 
关系 式 以 及 自治 的 原则 逐步 推导 出 其 
他 衍射 的 相 角 和 确定 各 个 符号 的 实际 
FEA. ATP FE AA AA TT TR 
A, 直到 能 够 得 到 是 以 辨认 的 E 图 
atk, MATE AS, BD aye Bl eee 
— 266 TE FA ae 

FF SRB sign test ”一 种 非 参数 
检验 方法 。 使 用 这 种 检验 方法 ， 对 样 
本 是 否 来 自 正 态 总 体 没 有 严格 规定 。 
它 常 用 来 检验 西平 均值 的 一 致 性 。 若 
H tta, AY 0, PALE 
自 相 同 但 未 知 分 布 的 样本 值 ， 出 现 x, 
>y; BR x, <y; 的 几率 是 相同 的 ， 概 率 
各 为 1/2， 出 再 x, >y 或 x; < 的 次 
数 忆 是 一 个 随机 变量 。 若 将 zx, = 入 的 
MART, SB x, >y 的 次 数 为 
ay, BAr <y 的 次 数 为 n_ ， 邻 n= 
min(n,n.)。 如果 由 
样本 值得 到 的 《 KAS BRIA 
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表 中 约定 显著 性 水 绊 a 的 临界 值 5。 
还 小 , AAW HZ) AR SE 
误差 。 

¥ a 很 大 时 ，C HAF AZ, 


MEREN AEA. Bit, 


可 利用 正 态 分 布 性 质 来 检验 两 平均 
(A. 检验 统计 基 是 


te 
C- 


= — E 
a 
4 

在 约定 量 鞭 性 水 平 a = 005, 2 BEA 
[- 1.96, 196] 区 向 的 概率 为 
0 9%4， 若 由 测量 值 计 算 的 上 落 人 该 
RAZA, APPS sR 
统 误 善 ， 奋 则 ， 判 为 有 系统 误差 。 
辐射 radiation ”以 射线 、 电 磁 波 
或 粒子 发 射 的 形式 通过 空间 或 介质 发 
射 、 传 播 能 量 的 现象 。 

辐射 通 量 diant flux 辐射 源 
(如 光源 ) 向 空间 各 方 启发 出 各 种 波 
ERAH. 单位 时 间 内 通过 辐射 源 一 
个 元 面积 的 所 有 迁 长 辐射 的 能 重 称 为 
该 元 面积 的 辐射 通 量 ,， 具 有 功率 量 
纲 ， 单 位 为 瓦特 。 

辐射 跃迁 radiative transition 原 
子 获得 能 最后， 电子 由 低能 级 向 高 能 
级 夏 迁 。 在 一 般 傅 况 下 ， 激 发 态 原 子 
很 快 (10“s) 由 高 能 级 向 低能 级 婚 
迁 ， 释 放出 光子 ， 称 为 自发 发 射 或 辐 
RIE. SRA RES, 

辐 照 损伤 radiation damage 由 于 
ETE {光子 ,电子 束 ) 的 辐 照 而 
RH RRA MBB. MR 


打 在 样品 上 ， 从 样品 原子 中 打出 轨道 
电子 而 引起 电离 ， 由 此 所 产生 的 力 河 
以 引起 化 学 键 的 新 开 ， 因 而 使 样品 发 
EFE. EET ARRETE, 
FT RSE EI, EMEEN 
称 。 减 少 样品 上 的 电子 束 流 密度 是 减 
PRRD. TE XPS 分 析 中 
经 常 出 现 X 射线 对 样品 表面 的 损伤 ， 
EZA EEE RA RE R ERE o 
HM coenzyme StF RHE 
的 辅 因子 。 丰 辅酶 A, SORE S 
BFE (NAD), MERRY ZH 
AR (FAD) 和 碰 酸 吡 哆 醋 等 。 
辅助 电极 auiliary electrode 又 
称 对 电极 (counter electrode) 。 在 不 
同 的 学 科 领 域 ,辅助 电极 的 含义 不 
同 。 在 电 分 析 化 党 的 三 电极 体系 中 ， 
是 措 与 研究 电极 组 成 一 个 让 电流 畅通 
的 回路 的 电极 ， 通 常用 惰性 金属 制 
成 。 而 在 如 原子 发 射 光谱 等 分 析 中 ， 
辅助 电极 是 指 与 自 电极 或 支持 电极 组 
成 对 电极 的 另 一 电极 。 和 参见 电 极 条 。 
腐蚀 ”cormsion 由 于 材料 与 环境 
间 的 物理 、 化 学 作用 使 材料 的 性 能 性 
生变 化 ， 导 致 材料、 环境 或 贝 它们 作 
为 组 成 部分 的 技术 体系 的 功能 入 到 报 
fi. ROTH HRD BRS 
为 老化 。 
腐蚀 产物 corrosion product #44 
RAT Ae a, RAEE 
(scale) EREE rust) WR ERC patina) 等 。 
腐蚀 电池 corrosion cell BR ph tk 
FR PIE BA eS mam, 
蚀 金 属 是 它 的 一 个 电极 。 腐 蚀 电池 工 
作 的 基本 过 程 必须 包括 三 个 方面 
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(1) ARH. 金属 进行 阳极 溶解 | 
以 离子 形式 进入 深 液 的 同时 将 等 量 的 | 


电子 留 在 人 金属 上 ; (2) Ree, 
ARRP RREAN Hh ERKI 
子 自身 被 还 原 : G) 这 两 个 过 程 是 
在 同一 块 金属 上 或 在 在 接 相 接 租 的 不 
间 金 属 上 进行 在 金属 回路 中 有 电流 
流动 。 

Athe corrosion current ”相应 
于 腐蚀 电位 下 的 金属 阳极 廊 解 电流 。 

PUPA AR EE comosion potential 村 
料 在 给 定 的 腐蚀 体系 中 的 电极 电位 。 

府 蚀 环境 corrosion environment 


售 有 一 种 或 多 种 腐蚀 剂 的 环境 。 


RAIA corrosion agent HEB EH 
和 料 发 生 腐 蚀 的 物质 。 

腐 钊 深度 ”corosion depth 受 腐蚀 
的 材料 表面 上 某 一 点 和 其 原始 表面 间 
HEBER. 

Ak corrosion rate 单位 时 


ASR. 表示 方 式 取 决 于 
腐蚀 的 类 型 ， 可 采用 单位 时 间 内 腐蚀 
深度 增 圳 或 单位 时 间 内 单位 面积 上 材 
料 的 失重 或 增 重 等 来 表示 。 金 属 发 生 
电化 学 腐 钴 时 的 腐蚀 速度 常用 电化 学 
腐 狂 的 电流 密 夭 来 表示 金属 单位 时 间 
内 单位 面积 上 金属 的 失重 。 

SGP IK corrosion aystem 由 一 
种 或 多 种 材料 和 腐蚀 环境 组 成 
的 系统 。 

PETE comosivity 腐竹 环 境 对 材 
料 腐蚀 的 能 力 . 

AAF negative ion 带 有 人 负 电荷 
WAT fn, M, [M-H]-, 
LM +0] 等 。 


负离子 化 学 电离 negative ion 
chemical ionization; NICI 对 于 具有 
锣 素 或 硝 基 等 电子 亲和力 比较 大 基 团 


的 化 合 物 ， 碎 获 一 个 电子 机 生成 负责 
T. 这些 负 离子 与 分 子 人 之 间 发 生 
质子 转移 反应 生成 [M ~ Hj] ,这 种 
离子 化 的 方法 称 之 为 负离子 化 学 电离 
Hh. 对 电 负 性 高 的 化 全 特 能 得 到 高 灵 
敏 度 的 分 析 结 果 。 

负 相 关 negative correlation 在 回 
归 与 相关 分 析 中 ， 因 变量 值 随 自 变量 
IRMA CMD) 而 减 小 (AR) 
的 现象 。 在 这 种 情况 下 ， 表 示 相 关 程 
度 的 相关 系数 为 负 值 。 

MRF  nonprimitive lattice 按照 
法 国学 者 A. Bravais 提出 的 准则 移出 
APA A Bia ORD 为 
FR ae a 
是 : RTS 个 顶 角 上 的 点 阵 点 之 外 ， 
平行 六 夯 体 中 还 存在 着 “ 冉 如 点 阵 
A”, PPE AM PAA ARAN 
数目 大 于 1。 这 些 “ 附 加 点 阵 点 ”可 
以 出 现在 平行 六 面体 的 一 对 平行 平面 
的 面 中 心 ， 也 可 以 同时 出 现在 平行 六 
面体 的 3 对 平行 平面 的 面 中 心 、 此 外 
还 可 以 出 现在 平行 六 面体 的 体 中 心 或 
POE. 

S 【组 } & HR combination e- 
lectrode HPS WHR 
HR) 和 指示 电极 【如 玻 瑞 pH 电极 
或 所 离子 选择 电极 ) 集 于 一 体 的 电 
极 。 其 上 月 的 是 缩小 电极 的 体积 以 适应 
小 体积 溶液 的 测量 ， 司 用 更 为 灵活 。 

复合 硅 酸 盐 豚 附 法 “macaloid adhe- 
sive method á ETARE HE 


+, WARY RNA 酶 ， 利 用 一 定 步 
DR ay Macaloid H+) CLARE 
DNA 酶 中 的 RNA BB. HE -定量 的 
Macaloid $} ŁA] pH =7.6 的 Tris + Cl 


AMAA. BRE | 
| 化 虽 - -级 谱 ， 给 图 谱 分 析 带 来 很 大 的 


F 50mmol + 1.7! Tris 
中 全 终 浓 度 为 17mg - ml 


~ Cl {pH =7.6} 
', 与 待 处 


理 的 DNA 篇 济 访 在 4 的 冰 水 混合 | 


浴 中 混合 计 使 其 吸附 一 定 的 时 间 ， 再 
通过 离心 的 方法 去 除 莫 十， 反复 多 次 
即 可 得 到 无 RNA May DNA 酶 。 
复合 柱 
组 人 台 柱 。 它 包括 : 用 两 种 或 两 种 以 上 
FB a PS I eH eK 
上 填 于 柱 内 的 柱 ; 两 种 或 两 种 以 上 吸 
附 齐 混合、 涂 汪 不 局 固定 液 的 载体 按 
所 需 出 启 混 侣 后 填充 于 柱 内 的 柱 ; 不 
ULE AS EE ATR, PESTS 


有 不 同 功能 团 的 复杂 样品 时 ， 往 往 单 
能 利用 3 一 5 方向 的 模板 能 合谋 了 


一 成 分 的 固定 相 不 能 满足 分 离 的 要 
求 ， 必 须 采 用 名 种 固定 相约 组 合 
Mit AB a EA 
由 变性 状态 恢复 至 变性 前 状态 的 过 
程 。 变 性 的 DNA 的 两 条 互补 单 链 在 
一 定 条 件 下 重新 组 合成 双 链 螺旋 叫做 
退火 (annealing), DAN 的 变性 和 复 
性 是 分 子 杂 交 技术 的 理论 基础 。 
Ak compiler coupling 
apecirum 分子 崔 基 团 的 耦合 谱 中 ， 
当 两 共振 核 &、B 阿 的 化 学 位 移 之 差 
(以 Hz D SEDER ERR 


Jaz T 6 at, iat ee Br R 


OMAR MAE 不 满 是 2n7 +1 
规则 ， 用 裂 隆 也 不 相等 ， 峰 的 强度 也 


renalnration 


combined column XRH 


APRIL BR. 不 再 符合 
RREA ERARA RM, 
PER ARRRA H. SERRANA 
at, As 值 不 变 而 两 个 谱 线 的 化 学 
GE AEK, i 一 些 复杂 谱 将 简 


方便 。 

Biel replication 以 末代 DNA 分 
子 的 两 条 链 为 模板 合成 各 和 互补 链 ， 
形成 两 个 子 代 DNA 分 子 的 过 程 ， 这 
个 过 程 是 半 保 留 模式 【 即 子 代 DNA 
双 链 中 保留 了 -~ 条 亲民 DNA 的 一 条 
Ejo DNA 复制 的 类 型 大 臻 有 3 种 ， 


| SRR DNA 的 复制 按 9 形 复制 ; 单 链 


DNA 的 复制 按 深 环 模式 复制 ; 双 链 
DNA 的 复制 模式 则 为 眠 形 复制 。 
DNA 复制 由 一 系列 酶 和 蛋白 因子 参 
5, WREE. DNA 复制 过 程 中 担 
{E DNA 合成 的 酶 是 DNA RAM, € 


链 ， 合 成 方向 为 邱 一 3'。 由 于 亲 伐 
DNA 双 链 中 只 有 一 条 链 的 方向 为 
3 一 5 ， 故 另 一 条 链 【5 一 3 HE 
制 只 能 先 合成 小 片段 DNA { 称 为 风 
然后 连接 成 长 的 链 , 合成 
内 崎 片段 之 前 需 由 引 权 合成 酶 先 合成 
一 小 眉 RNA 引物 。 由 于 亲民 DNA 的 
征 条 链 的 复制 形式 不 同 ， 故 将 其 称 为 
不 连续 、 不 对 称 的 半 保 留 复 制 。DNA 
Rat PRE. RR. GHARA 
复 、 校 正 等 过 程 ， 每 个 过 程 中 都 有 响 
应 的 酶 系统 参与 。DNA 复制 的 全 过 
程 大 致 包括 以 下 内 容 ，DNA 结合 
AS DNA 结合 ,使 螺旋 稳定 性 下 降 ， 
SRE yA BS 弛 ， 再 由 解 旋 
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We Es A ath DS DNA 解 开 ,并 由 
wees ie & DNA 的 超 螺 旋 ， 由 引物 
3'-OH 端 合成 网 崎 片段 ， 直 RnaseH 
切除 RNA 引物 ，DNA RABE 
复 缺 日 ， 最 后 由 连接 酶 将 其 连接 成 长 
链 。3 一 5 方向 的 模板 链 可 以 在 一 
引物 上 连续 进行 3 一 3 方向 的 链 的 合 
RM. DNA 复制 按 阶 眉 划 分 有 起 始 、 
延伸 和 终止 3 个 阶段 ， 其 中 以 起 始 阶 
段 的 机 理 和 调节 作用 最 复杂 。 
复制 光 相 replica grating 用 机 械 
方法 直接 刻 制 的 光栅 称 为 原 刻 光 机 ， 
出 原 刻 光 硕 复制 的 光栅 称 为 复制 光 
栅 。 复 制 光 气 制 造 的 基本 原理 是 在 肇 
制 的 光栅 上 先 加 上 一 薄野 油脂 物质 ， 
RERAN., 并 用 适当 的 方法 将 
游 铝 屋 揭 下 ,同时 粘 存 平板 琉璃 土 。 


M + Y 
ov sf/ Vo 


M(OH), MA, HaY NY 


moti) Amar yas, yin) 

Witka secondary standard of 
measurement 通过 与 国家 基准 比 对 
或 校准 来 确定 其 量 值 ， 并 经 国家 鉴 
定 、 批 准 的 计量 器 具 。 副 基准 在 国家 
计量 鉴定 系统 中 的 位 置 仅 在 国家 基准 
ZF. 

傅 里 叶 变 换 电 子 自 旋 共振 Fourier 
transformation eleciron spin resonance; 
FT-ESR 出 叫做 脉冲 铺 里 呈 变 换 电 
TAKKI (PFT-ESR)， 近 年 来 得 


复制 光 桥 的 性 能 较 原 肇 光栅 为 差 ， 人 得 
用 于 制造 光谱 分 析 用 的 看 谱 或 摄 谱 仪 
器 已 有 足 角 的 分 辨 滨 ， 而 县 制造 成 本 
可 大 大 降低 。 商 品 光 棚 光谱 仪器 中 都 


| 是 装备 复制 光村 。 


副 友 应 系数 side reaction coeffi- 
cient 配 位 滴定 中 .金属 离子 My 
RAM RY (WAERN) BS 
SUR ERMA AC 
掩藏 剂 )、 人 金属 离子 N 和 溶液 pH 
等 的 影响 ， 与 这 些 影响 有 关 的 皮 应 
统称 为 副 反 应 ， 其 影响 程度 的 大 小 
RARER WER a 表示 。a 可 以 通 
过 计算 或 实验 测定 得 到 。 例 如 ED- 
TA 与 金属 离子 外 的 反应 副 反 应 系 
H 的 注 肢 表示 副 反 应 发 生 的 原因 
和 影响 对 象 。 


/ E 


MOH)Y 天 反应 


MH 


副 反 应 来 数 

到 迅速 发 展 。 相 对 于 传统 的 连续 波 电 
FB be sdk (CW-ESR), PFT-ESR 
REER, MRR HE 
级 的 微波 频率 脉冲 或 脉冲 序列 后 ， 将 
得 到 的 时 域 谱 通过 傅 里 叶 变 换 转 换 成 
频 域 庶 。 因 微波 频率 脉冲 宽度 的 限 
$, Æ ESR 谱 的 覆盖 宽广 有 时 达到 
包干 甚至 几 百 豪 特 斯 拉 ， 现 在 PET- 
ESR 只 能 测 一 些 自由 基 的 全 庶 ， 还 无 
法 测定 过 渡 金 属 离子 等 ESR SE 


raya 


傅 fu 24 


盖 磁 场 宽 度 大 的 样品 的 全 谱 。 即 车 如 


此 ，PET-ESR af ARIRE CW-ESR | 


所 不 可 能 实现 的 测试 (如 二 维 谱 . 
多 维 谱 等 ) ， 得 到 很 多 重要 的 信息 。 
OE Ht SE PRE MEL Sh SET low- 
temperature Fourier transform infrared 
spectroscopy “低温 博 里 时 变换 红外 光 
谱 是 在 所 设 定 的 低 遍 下 而 获得 的 光 


谱 。 获 得 低调 谱 的 设备 主要 是 变温 附 | 
| 构 和 性 能 的 变化 ， 对 于 了 解 材料 使 用 


件 , 它 由 串 变温 度 池 和 温度 控制 器 
两 部 分 组 成 ， 可 检测 的 低温 范围 为 
10~300K.. 低温 红外 光谱 技术 在 
半导体 材料 的 结构 成 分 分 析 、 有 机 
物质 组 分 的 定量 、 定 性 分 析 等 领域 


都 得 以 广泛 应 用 ， 它 比 常温 测量 有 | 


RERA. A OO A OE tk, 
可 极 大 提高 检测 灵敏 度 ， 大 大 降低 
检测 下 限 ， 甚 至 准确 测 出 某 组 分 低 
浓度 茶 原子 等 的 浓度 值 ， 从 而 提高 
分 辩 率 。 变 注 附 件 主要 是 用 来 研究 
物质 在 低 示 下 的 热效应 和 变温 特 
性 ,可 研究 半导体 材料 的 结构 ， 杂 
原子 的 组 态 及 其 晶 格 位 置 所 在 。 在 
结晶 高 玛 物 的 熔点 附近 测量， 可 所 
辨别 结晶 体 和 非 晶 带 。 在 生物 化 学 
E, 可 以 研究 LB 膜 的 温度 效应 ， 
蛋 锯 质 的 冷 热 变性 等 。 

情 里 叶 变 换 敲 压 红外 光谱 法 hipgh 
pressure Fourier transform infrared spec- 
troscopy; HPAFTIR 红外 光谱 是 研究 
化 合 物 、 烤 料 结构 变化 的 最 有 方 的 工 
其 之 一 。 如 把 压力 附件 放 人 红外 光谱 
入 进行 诛 位 测定 就 可 以 获得 压力 引起 
的 化 学 变化 和 物理 变化 的 信息 。 通 党 
物质 在 高 压 下 会 出 现 一 些 新 的 化 学 合 


战 反 应 ， 产 生 常 压 下 不 能 获得 的 新 产 
物 。 如 高 压 引起 分 子 堆砌 密度 增 大 而 
产生 常 压 下 没有 的 其 他 部 大 ， 并 随 压 


| 力 变化 而 发 生 相 转变 。 许 多 如 字 宇 飞 


Alt. TERK AE BS 25 FA EB AE OR E 


| AR. AA, KR SR 


如 煤 、 石油 及 - 些 厂 都 是 来 自 高 压 、 
高 温 反 应 。 因 此， 研究 高 压 、 高 温 下 
的 化 学 反应 、 催 化 反应 机 理 、 材 料 结 


的 临界 条 件 、 材 料 老化 的 原因 及 第 选 
适合 于 绝对 条 件 下 使 用 的 新 材料 ， 以 
及 在 人 造 压 力 条 忻 下 研究 生命 的 起 
因 、 地 球 的 演变 及 地 深 的 组 成 都 有 重 
BEX. 

傅 里 叶 变 换 红外 分 光 光 度 计 Fou 
rier transform infrared spectrometer 它 
出 红外 光源 、 上 有 特种 干涉 仪 的 光学 
系统 、 检 浏 器 以 及 数据 处 理 与 控制 系 


; 统 组 成 ， 基 获得 物质 红外 光谱 或 物质 


与 红外 光谱 相 守 作用 信息 的 仪器 。 红 
外 光源 是 能 提供 一 定 波 长 范围 的 红外 
光 光 东 。 通 常 有 四 种 : (1) 能 斯 特 
JER; (2) BERR, (3) RAD 
金属 镍 猪 丝 螺 管 : (4) 高 压 石英 灯 。 
光 举 系统 是 仪器 的 核心 部 件 。 它 包括 
了 主干 涉 仪 和 辅助 于 涉 仪 ， 前 者 常用 
迈克 尔 运 干 涉 仪 ， 它 由 固定 镜 分 束 器 
和 在 空气 轴承 上 平稳 移动 的 动 镜 组 
成 ， 也 有 用 积 层 光栅 或 其 他 形式 的 。 
用 它 可 以 获得 时 城 红 外 信 母 ， 而 后 者 
又 由 襄 光 干 针 仪 各 和 白光 干涉 仪 构成 。 
激光 干涉 仪 是 用 来 控制 对 样品 于 涉 图 
进行 等 间隔 的 采样 的 ， 而 白光 于 涉 仪 
用 来 显示 零 光 程 差 位 置 并 同时 能 触发 
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每 次 采样 以 确保 信号 累加 时 有 相同 的 
起 点 。 先 进 的 士 涉 仅 采 用 双 东 激光 仿 


| 


振 伺 服 控 制 电路 ， 使 计算 机 在 任何 时 


刻 都 能 准确 知道 动 镜 的 位 置 。 检 测 器 
Hy SES, TCS 热 释 电 检 测 器 ， 半 
导体 Ge 或 5 测 辐射 热 计 和 HgCdTe 
光子 探测 器 。 它 用 来 接收 红外 干涉 图 
信号 ， 随 后 进入 计算 机 数据 处 理 系 
统 ， 信 和 号 经 模 数 转换 器 后 ， 以 数字 化 
的 形式 存 贮 在 计算 机 内 存 中 ， 电 计算 
机 进行 数字 埔里 叶 变 换 ， 转 为 频 域 信 


号 ， 再 经 数 模 转 换 器 ,成 为 红外 光 
if. HSRC. 这些 都 是 
由 计算 机 自动 控制 完成 的 。 傅 里 叶 蛮 
换 红 外 分 光 光 度 计 的 光学 系统 如 下 图 
所 示 。 与 色散 型 光谱 仪 相 比 ， 情 里 叶 
RETA ICH TAA ER, 


| at, Re. 分辩 本 领 大 ， 


ECRANE, WEES, W 
AHER, REEF, oT AER 
等 诸多 优点 ， 丁 此 正在 迅速 取代 色散 


型 光谱 仪 。 


INGEST 
BR 


7] EAMT, 
激光 光源 $; 


情 里 时 变换 红外 分 光 光 度 计 


全 里 叶 变 换 红 外 光 声 光谱 ”Fourier 
transform infrared photoacoustic spec- 
troscopy; PAS/FTIR 利用 光 声 效应 
检 注 固体 、 液 体 和 气体 物质 的 一 种 光 
谱 技 术 。 当 物质 在 光 的 央 射 下 产生 选 
择 性 的 吸收 时 ， 所 吸收 的 能 量 转化 为 
光 声 池 中 气体 分 子 的 振动 能 ， 产 生 压 
FR AGE AR, BEAT RS 
Pfa PAS, ARARAT 
以 得 到 光 声 光谱 。PAS 信和 号 含有 交 - 
热 - 声 过 程 ， 所 以 信号 的 大 小 不 仅 取 
RT FRAC, TB Rk Pe 


品 的 热 堂 性 质 。 红 外 光 声 光谱 法 所 测 
定 和 研究 的 对 象 包括 : (1) 强 吸收 、 
高 分 散 的 样品 ， 如 深 色 众人 了 化 剂 等 。 
(2) 制 样 困难 的 样品 ， 如 橡胶 和 一 
EARP. G) 需要 进行 无 所 分 析 
的 样品 ， 如 只 需 测定 其 表面 的 生物 样 
ma x eS. 

fm EY ee ee OE H 
transform Raman spectrometer; FT-Ra- 
man 与 传统 的 色散 型 拉 皮 光谱 仪 相 
EB, ERR FPA: (1) 它 以 近 
HTA IRG (A = 1064nm) 为 激发 光 


Fourier 
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i, AARE TRGE PE SEY 
REE. FE PS iE RA, 
(2) 它 是 通过 Michelson 干涉 仪 得 到 
干涉 图 并 达到 分 光 的 目的 ， 光 谱 仪 的 
辐射 通 其 大， 从 市 提高 了 位 器 的 灵敏 
度 ; (3) FT-Raman 光 塔 仪 测量 精度 
高 。FT-Raman 光谱 仪 的 缺点 是 水 


对 FT-Raman 光谱 测定 有 影响 ， 因 油 
光 光 源 为 近 红外 激光 ， 因 此 所 产生 的 
H. W. Krota FEM, HARARON 


EREA — e, TST 
的 散射 截面 与 波长 4 KT AR EE Ae 
系 ， 因 此 ，1064nm 与 514. Snm 光源 
相 比 ， 散射 截面 较 514. 5nm 的 小 16 
fio SREB AR, ARR 
而 难于 注定。 

情 摆 叶 变 换 离子 回旋 共振 质谱 仪 
Fourier-transform ion cyclotron reso- 
nance mass spectrometer; FT-ICR MS 

ARTERE SST PERIL. EA 
心 部 件 是 带 傅 里 叶 变 换 程 序 的 计算 机 
和 捕获 离子 的 分 析 定 。 分 析 室 是 一 个 
E PRRD Cae. BR 
SLASH Sa. FESR RR ERP 
AS PTH FRERE, ERER 
生 可 检 出 信 导 。 如 果 在 立方 体 的 - -对 
EE (ZAO 加 -- 快 速 扫 频 电压 ， 
当 满 足 共振 条 件 时 ， 离 子 吸 收 射频 能 
A. 运动 轨道 半径 增 大 ， 产 生 可 检 出 
信号 。 这 种 信和 导 是 一 种 正 汞 波 ， 振 幅 
与 共振 离子 数目 成 正比 。 实 际 使 用 中 
调 得 的 依 号 是 在 周 -一 时 间 内 所 对 应 的 
ERRASSE.: PSA 
算 机 进行 快速 傅 里 叶 变 换 ， 利 用 频率 
和 质量 的 已 知 关系 可 得 到 质谱 图 。 情 
里 时 变换 质谱 仪 具 有 很 高 的 分 辩 率 


(FGA 100 万 以上) A4 Re BY oe RR 
度 . 但 仪器 价格 和 维持 费用 也 很 高 。 

BK enrichment 利用 物理 ,物理 
北 学 性 质 和 化 学 原理 ,采用 种 种 分 离 
FRR REEMA BORE) 
比 之 在 原始 基体 里 的 含量 (浓度 ) 增 
加 的 过 程 ,溶剂 禁 取 、 离 子 交换 ,沉淀 
分 离 法 等 都 是 常用 的 富 集 手段 。 

E $% fullerene 1985 年 由 


化 得 到 的 物质 用 质谱 法 分 析 后 发 现 ， 
Cw 比 其 他 碳 原 子 数 的 妖 高 很 多 , Cn 


| 次 之 ,而 且 Cw 比 其 他 裂片 稳定 ,满足 
”sp” 杂 化 ,为 插足 球状 的 32 面体 (其 


中 12 面 为 正 五 角形 ,20 面 为 正六 角 
形 )。 ETEM, Ree ERTKS 


| 化 得 到 的 煤 烟 中 含有 大 量 Coo ET 


， Cao .Cn 以 外 ,还 发 现 了 各 种 球状 的 碳 
，” 认 集 体 C,。 后 来 用 建筑 拱 形 球场 有 


| 名 的 设计 师 R. B. Fuller 的 各 字 命 名 


这 类 分 子 为 富 贰 烯 ( 和 ullerene) 。 这 类 
分 子 具 有 优美 的 分 子 结构 ,后 来 又 发 
BEY Aa Se A he ES, 
因此 其 研究 与 应 用 备 受 关注 。 
MRA fuel-rich Mame 火焰 中 
PRUE ERE AE ERERKEN 


| 富余 的 火焰 。 这 种 火焰 中 富 含有 CH, 


CO.CN C 等 还 原 性 物质 ,0.OH 的 分 
压 降低 ,火焰 具有 强烈 的 还 原 性 ,有 利 
于 易 形 成 单 氧化 物 、 难 解 离 筑 化 物 的 
TEHETE RMR TES, ah 
成 背景 加 深 , 亦 不 利于 分 析 测 定 。 


WEE (TX) 电池 Galvanic 
cell FAT Fe A A 2 A FS R 
H— TRH. 在 工作 时 通过 自发 的 
电化 学 反应 向 外 电路 输出 电能 ， 它 可 
以 作为 电源 用 ， 也 可 以 作为 电 分 析 化 
oF LA 

改进 单纯 形 法 modified simplex 
method 利用 多 维 空 间 中 的 某 种 凸 图 
形 移动 以 实现 实验 参数 优化 的 一 种 动 
ASMA HE. 1965 ŒH J. A. Nelder 
等 提出 。 是 在 基本 单纯 形 忧 化 法 的 基 
ML. SAT RS. TESA 
作 规 则 ， 变 固定 步 长 推移 单纯 形 为 斌 
PP IRAE, TERRIER ALE 
的 条 件 下 ， 加 快 了 优化 速度 。 是 各 种 
单纯 形 优化 法 在 分 析 测 试 中 应 用 最 广 
的 一 种 。 如 图 。 参见 基本 单纯 形 条 。 


因素 
Br A Æ Neubauer 计数 盘 im 
proved Neubauer counting chamber 是 
一 种 改良 型 血细胞 计数 仪 。 用 于 计数 
血细胞 的 专用 工具 ， 用 优质 疏 璃 制 
感 。 每 个 计数 盘 有 有 两 个 相 网 的 计数 


E, 计数 室 分 为 9 个 大 方 格 ， 每 个 大 


| WHE Imm’, KARE 
i 计数 白细胞 用 。 中 央 大 广 格 又 用 双 线 
| 分 为 25 个 中 方 格 ， 每 个 中 方 格 分 为 


16 个 小 方 格 {每 个 小 方 格 面积 为 1 
400num* ) ， 通 常 作为 计数 红细胞 和 血 
小 板 用 。 

改 性 载体 ”modified support 以 情 
性 物质 微粒 为 基质 ， 在 其 表面 进行 修 
饰 、 改 造 后 得 到 的 适合 于 不 同 分 离 目 
的 的 色谱 固定 相 载 体 。 这 种 载体 有 的 
可 以 直接 用 必 回 定 相 填 料 ， 但 多 数 情 
襄 下 是 用 作 进 一 步 制 备 色 谱 固 定 相 的 
SEK (HERRE) 

FRR calcein FH) AW-LN,N- 
TRAE) FA EE |] SRI HE 2, 6-— 
PSL -A[ NN- 2B BE ) OE 
Si. FRIAS. SER MES 
BAS. TR ih AU ae M, 


HOOCH2C、 四 CHacoeh 
HOOCHA < TN CHCOOH 
=O 


Hoe SPR AEAC LER 
Mannich 4A i449. WFA M A EB 
A, F 300°C ABIES; 二 销 盐 为 
ELM EAR, F 185 熔融 并 分 解 。 
图 体 样 品 奸 于 暗 处 相当 稳定 , (a 
盐 的 水 洲 滚 在 室温 下 不 稳定 。 游 离 酸 
PS Fk, TE RK eo 
色 。 室温 下 于 30% FS ARR A 
电位 漳 定 法 测 得 的 酸 离 解 常 数 鸭 
pA, =2.1, pK. =2.9, pk, =4.2, 
pK, = 5.5, pK, = 10.8, px, = 
11.7。 主 要 用 作 因 的 荧光 试剂 以 及 整 
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合 滴定 中 的 金属 荧光 指示 剂 等 。 
SATAJ calcium ion-se- 
lective electrode —- PRIA FEA FE 
BOF (Cat) 的 电极 。 它 是 -Api 
型 的 液态 膜 离子 选择 电极 ， 邯 传 感 膜 


由 不 溢 于 水 的 含 被 测 离子 的 有 本 溶液 | 


所 形成 。 钙 离子 选择 性 电极 的 构造 如 
下 图 所 示 。 电极 内 分 别 装 有 两 种 溶 
$, MEAS HRB SASIA 
极 相 接 ; 另 一 种 是 不 溶 于 水 的 


0. 1mol + 1.7! 38 SEBO RE BE ROSIE aE | 


MOFARE, oA HOR BPE TS ak HE 
MS TLRS PIE Bee, H 
FERRE P a 的 活 【 液 〗 度 与 
外 部 待 测 水 溶液 中 Ca RTE CBR) 


度 不 间 ， 从 而 可 基于 产生 的 相 界 电位 | 
按 电位 蓄 测 定 果 部 符 测 水 洲 被 中 
方式 。 由 于 湾 灭 气体 的 分 解 和 消耗 ， 


Ca ORE OR) BEL 


5 


PAAR Be te 
LAS EA 2R ER S 
BERGELAR, 4 一 离子 交换 剂 

Eik: 5 一 液体 离子 交换 层 
RESPEC Gerber method ”一 种 测 

定 乳 与 乳 制品 中 脂肪 的 方法 。 在 疾 擂 
氏 乳 脂 计 中 加 入 硫酸 ， 与 样品 混合 分 
离 乳 中 脂肪 后 ， 莉 于 屯 脂 离心 机 上 离 
心 分 层 ， 在 特定 条 件 下 测定 脂肪 层 读 
数 ， 得 出 相应 的 脂肪 让 分 溃 量 。 


| 


| mn RR”. 


H fit. 


i 必用。 


Ayit Geiger counter -种 
检测 处 射线 强度 的 充气 检测 器 ， 其 
工作 电 诗 控制 在 气体 放大 因 广 与 外 加 
FA Hs Has ER TE PY, a 
i E-SRE TT A G-M 计数 器 。 盖 
革 计 数 器 - - 般 以 金属 制 成 圆 简 型 外 过 
FFA OX ERO, Mrt kE 
~ HER AD Ee PER. 2R 
壳 作 为 阴极 。 人 射 的 X 射线 光子 与 
BARTHES FRM, FRM 
离 ， 由 于 外 加 电场 极 强 ， 可 立即 引起 
雪崩 式 的 全 体积 放电 ， 从 而 在 阳极 的 
串联 电阻 土 形成 一 个 电压 脉冲 。 为 了 
开始 下 --- 次 放电 ， 必 须 设法 使 前 一 次 
"EK EB AK 
靠 外 电路 的 “ 非 自 济 炎 ”和 在 计数 
AMARA ARK" Pip 


El ROK SA ae RT RCS Al — a BE 
盖 革 计数 器 的 特点 是 构造 简单 ， 
输出 脉冲 幅度 大 ， 对 一 定 能 曙 范 围 的 
X 射线 有 较 高 的 探测 灵敏 度 ， 缺 点 是 
死 时 间 较 长 ， 且 由 于 输出 脉冲 的 大 小 
ARR THREE, MS AS X BH 
线 的 能 量 无 关 . iy BA BB eB BY 


HE probability 随机 事件 出 现 
可 能 性 的 和 量度 。 在 分 析 测 试 中 ， 测 最 
值 是 一 个 以 概率 取 值 的 随机 变量 ， 它 
LAPTG KEIM PRE. CEE 
常 的 情况 下 遵从 正太 分布。 概率 与 概 
率 密度 是 有 区 别 的 ， 概 率 是 一 个 无 名 
数 , WAR, MA (0.1) 之 
间 ; 概率 密度 的 量 纲 是 变量 x 的 倒 
数 ， 可 取 任 何 的 正 数 。 
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干电池 dry cell HP HABA HAY 


活性 物质 不 可 通过 充电 再 生 利用 , 只 | 


能 一 次 性 使 用 的 化 学 电源 。 例 如 锌 握 
电池 是 自前 使 用 试 最 大 的 干电池 ， 
FARE dry ashing 
ERAIK, BAs. MA, A 
流体 ， 污 水 等 中 有 机 物 十 扰 ，、 制 摆 试 
样 溶液 以 便 实现 试 样 中 无 机 物 测 定 的 
方法 。 如 将 试 样 于 地 弗 炉 中 在 400 ~ 


700 和 的 高 漫 下 ， 利 用 大 气 中 的 氧 将 |! 


有 有机物 燃烧 掉 ， 留 下 的 无 机 残余 物 经 
适当 试剂 (如 6mol - L ' 的 盐酸 或 热 
AERES) 溶解 寻 理 成 溶液 后 进行 
其 无 机 物 的 分 析 测 定 。 干 灰 化 法 是 一 
种 常用 的 样品 无 机 化 处 理 方法 。 用 二 
次 化 法 处 理 生 物 样 咒 不 但 较为 简便 ， 
适合 大 批量 样品 的 处 理 ， 而 且 充 需 加 
AKU ESR IRM EH, = 
当 值 较 低 。 人 得 是 此 法 不 宜 用 于 挥发 元 
BR, M As, Hg, Cd, Se, Sn 等 的 测 
Eo RMR LMA RA, FRIE 
FAE OP) Rib, Mm Rie 
FAR REE 

于 法 形 次 分 析 dry apecies analysis 
采用 干 法 分 析 手 段 对 污染 物 的 形态 进 
行 分 析 的 方法 。 参 见于 起 分 析 
EAR. 

FAHRE dry column packing 
将 干燥 的 色 说 填料 直接 装 柱 的 方法 。 
通常 是 在 硬 台 面 上 人 铺 上 软 抱 或 棉布 
H, FSH LTA ERR 
+. FARR HEA 50 ~ 100mg 色谱 
填料 ， 然 后 垂直 于 台面 上 下 域 10 ~ 20 
次 , 柱 下 端 离开 台面 的 距离 约 
5 ~ 10cm, 


一 种 分 解 |! 


FHR: xercgel 硅 酸 在 常温 下 脱 
未 得 到 的 水 瞪 胶 在 高 温 (140 以 
上 } 下 进一步 纹 合 得 到 的 产物 。 液 


| 相 色谱 中 用 作 固 定 相 的 奈 胶 是 干 凝 


胶 ， 不 过 ， 其 制备 主要 采用 有 机 硅 水 
解 新 工艺 . 

FRE interferon 一 给 诱导 细胞 
抗 病毒 感染 的 蛋白 质 。 动 物 被 病毒 感 
染 后 全 成 千 执 索 并 在 面 请 中 保持 较 长 
时 间 。 和 干扰 素 丰 直接 杀 死 病毒 ， 而 是 
通过 对 作用 于 病毒 基因 转录 和 番 译 的 
宿主 细胞 酶 的 诱导 而 产生 抵抗 力 。 根 
据 对 热 和 pH 的 稳定 性 及 诱导 方法 对 
于 扰 索 进行 分 类 : | 型 干扰 素 是 用 病 
Bate, IA 
(S6C ) 和 极端 pH (pH =2 Bf pH = 
H) BE. DATRRE ARE 
J AR AE DEE FE EA, AR 
PH AE. BAK, 1 型 干 
TR et — 3b Be Sp A PB a 
ALA ZE AE LST e N, A= 
RGM A y PRR RARER 
HK, FEEL AR MT 淋巴 细胞 
和 自然 杀伤 细胞 分 说 的 。 

a FRZ EZA GAAT it 
案 。 它 的 分 说 受 RNA 型 或 DNA 型 病 
毒 、 单 链 或 双 链 多 率 核 车 酸 诱导 。 A 
TREE SRA RMB, 
RNA 型 或 DNA 型 病毒 . 单 链 或 双 链 
多 聚 核 苷 酸 诱 导 。a、8 FR HM 
制 病 毒 复制 。y 于 扰 罕 主要 由 表 扩 里 
活化 的 T 细 胞 分 泥 ， 对 多 种 细胞 有 广 
诈 的 效应 。 根 据 对 极端 温度 与 pH 值 
的 不 稳定 性 ， 可 区 钢 y TREKS af 
拢 泰和 BB 于 扰 妹 。y yp FREESE 
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用 是 : (1) MAA EE Sanh 
的 复制 ; 
分 子 在 内 上 应 细胞 、 上 皮 细 胞 和 结缔 组 
织 细胞 的 表达 ， 使 这 些 细 胞 变 成 抗原 
呈 递 活性 细胞 ; (3) THB M m ie 
以 提高 其 杀伤 微生物 和 杀 街 肿瘤 的 医 
性 ,并 增加 Foy 受 体 的 表达 ; 4) 
换 制 细胞 的 生长 ; (5) AFELE 


样 细胞 株 的 分 化 。 和 人 类 干扰 素 基 因 序 | 


列 已 拼接 成 功 ， 更 已 可 采用 基因 工程 
FERESTRE., 

FHRA interference effect JAT 
吸收 光谱 分 析 中 , 干扰 效应 按 其 性 质 
和 产生 的 原状 ， 可 以 分 为 四 类 ， 物理 
干扰 、 尼 学 干扰 、 电 离 干 扰 和 光谱 干 
扰 。 在 发 射 光 谱 中 最 重要 的 光谱 干扰 
是 背景 干扰 。 带 状 光 谱 、 连 续 光 谱 以 
及 光学 系统 的 杂 散 光 等 ， 都 会 造成 光 
详 的 背景 。 其 中 光源 中 未 离 解 的 分 子 
所 产生 的 带 状 光谱 是 传统 光源 背景 的 
EEK., HORAK, RRA 
分 子 就 越 多 ， 因 而 背景 就 越 强 。 在 电 
骤 光 源 中 ， 最 严重 的 背景 干扰 是 空气 
中 的 N, 与 碳 电 极 挥发 出 来 的 C 所 产 
生 的 稳定 化 合 物 CN 分 子 的 三 条 带 状 
光谱 ， 其 波长 范围 分 别 是 353 ~ 
359nm, 377 ~ 388nm 和 405 ~ 422nm, 
干扰 许 名 元 京 的 灵敏 线 。 此 让， 仪器 
光学 系统 的 杂 获 光 到 达 检 测 器 ， 也 产 
ERR. FPR TREE 
REGRESS, ATEK 
FEHB BT EAE, BURDETT 
校正 。 

干扰 抑制 电导 率 检 测 detection of 


interfere and restrain conductivity 在 


(2) 诱导 了 类 组 织 相 容 性 | 
| 除 或 减少 背景 电导 率 ,提高 测定 样品 


电泳 区 带 进 入 电导 让 之 前 将 强 电导 的 


缓冲 溶液 离子 转换 成 加 电 导 形 式 , 消 


区 带 微小 电导 淘 变 化 的 灵敏度 。 这 种 
转换 通过 特殊 设计 的 抑制 器 来 实现 ， 
抑制 器 由 具有 离子 交换 功能 的 材料 构 
成 。 若 分 离 体 系 为 阴离子 ,采用 装 有 
ASF See A a Ss A A 
为 阳离子 , iH RAHAA TFE 
HHH. 

FHE interference elements 
指 在 所 选 分 析 测 定 上 反应 中 能 产生 与 被 
检 物 质 类 似 效 应 (如 颜色 变化 ,沉淀 ， 
电学 ,光学 性 质 等 ) 从 而 影响 测定 结 
果 的 ,与 被 检 物 质 共存 于 试 样 中 的 元 
率 或 其 化 合 物 。 

FBX interference filter 利 
HAAT BR BE, DASE IB OE 
的 器 件 ,通常 由 两 块 玻璃 片 之 间 附 着 
酚 层 或 多 层 金属 膜 构成 。 干 涉 恋 光 片 
的 优点 是 透射 兴 的 波长 范围 窗 , 透 光 
率 高 ASME KRE Te RAS 
AMF. SEPM dh 5 ~25 
ERAR, ARETA 8nm , 透 光 率 
为 60% ~%5% 。 目 前 ,已 可 制 成 从 柴 
外 到 红外 光谱 区 的 各 种 谱 带 的 干涉 迟 
光 片 。 

干涉 条 绞 消 除法 elimination of in- 
terference veins 在 薄膜 样品 的 红外 
光谱 图 中 常 看 到 的 有 规则 的 波形 峰 是 
注 膜 产生 的 于 涉 条 纹 。 干 涉 条 纹 与 样 
Ha SE Ue Me LS BS HE Sat AE SS BH 
来 干扰 ,消除 的 方法 是 使 薄膜 表 面 微 
fk ARP HA BR BE i], HE LZ 
RK TA AC oh, BT RAY ST 
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在 抛光 了 的 金属 表面 上 所 得 的 膜 光 | 点 ,否则 计算 出 的 光谱 将 是 失真 的 畸 


请 ,这 样 就 可 防止 干涉 条 纹 的 出 现 。 
另外 .将 洲 滤 在 毛 疲 璃 上 成 膜 也 可 以 
消除 干涉 条 纹 。 
干涉 调制 光谱 仪 
ulated spectrometer 
Trent IC oe 5 a BES FL EIA 
的 光 强 较 强 SEA Ee AL Be ETE 


interference mod- 


仪 的 分 辩 率 较 高 ,但 光 强 较 弱 。 采 用 | 


新 的 色散 方法 -光波 调制 技术 ,可 以 同 
Pot FG TELS ES ty a, WF 
光谱 区 的 电 碰 法 调制 技术 ,目前 主要 
采用 干涉 调制 法 ; 按 基 干涉 调制 原理 
制造 的 光谱 仪 , 称 为 十 涉 调 制 光谱 仪 。 
干涉 调 缸 光波 的 方法 有 两 种 , 即 选择 
性 调幅 法 和 调频 傅 里 叶 变 换 法 ,选择 
性 调幅 法 主要 用 于 制造 分 光 计 ,调频 
情 里 叶 变 换 法 可 以 用 于 制造 光谱 仪 。 
干涉 图 inmerferogram ”理想 状态 
下 , 单 色光 的 干涉 图 是 关于 产生 光 主 
RAR ( 如 光 程 差 3) 的 一 条 余弦 
曲线 , 复 色 光 的 干涉 图 是 其 所 包含 的 
多 种 单 色光 产生 的 余 蓄 曲线 的 莫 加 .。 
在 非 理想 状态 下 ,检测 器 测 得 的 干涉 
强度 除 同 光 水 强度 Kv) 有 关外 ,也 与 
分 束 器 透射 .反射 效率 ,探测 器 对 光谱 
频率 的 响应 .放大 器 特性 等 有 关 。 
FAFA phase error on 
interferogram 在 FTIR 技术 中 ,理想 
TRS TPE e) MIG Btv) 之 间 
存在 着 余弦 傅 里 时 变换 对 的 关系 。 即 
从 干涉 图 I (x) 计算 所 获 实 际 光谱 
号 (2 必须 知道 零 光 程 差 的 精确 位 置 ， 
次 且 在 多 次 扫描 闽 加 采集 干涉 图 数据 
时 ， 也 必须 以 零 共 程 差 的 位 置 为 基 


经 典 光 谱 仪 不 能 | 


变 光 谱 ， 无 法 使 光谱 如 实 还 原 。 虽 然 
理想 状态 下 干涉 图 应 是 左右 对 称 的 偶 
蔓 数 。 但 实际 测 得 的 干涉 图 常 因 如 下 
的 原因 而 成 为 非 对 称 干 涉 图 : (1) 
开学 系统 中 干涉 仪 两 璧 不 严格 垂直 ; 
(2) 分 东 器 均匀 性 不 好 ; (3) A 
光 发 散 产 生 非 线性 色散 ， 光 程 差 将 不 
是 频率 的 函数 ; (4) 计算 机 数字 化 
采样 闻 隔 不 等 卡 ， (5) 仪器 光学 系 
统 和 电子 线路 系 统 的 不 完善 性 ， 闪 坟 
保证 在 多 次 扫描 收集 数据 中 ， 零 光 程 
差 *=0 点 处 能 次 次 重合 。 困 此 真实 
光谱 8 (Cv) 总 要 进行 相位 校正 。 
Fi#iX interferometer 将 来 自 光 
源 的 一 束 光 分 成 为 两 个 或 许多 个 分 光 
来 ,使 之 以 可 控制 的 光 程 差 相互 干 
涉 ， 获 得 干涉 图 的 仪器 装置 。 在 干涉 
仪 中 主要 使 用 有 迈克 和 尔 于 干涉 仪 和 可 
涯 谐 于 涉 仪 。 在 激光 光谱 技术 中 ， 各 
PRR ERA PRE. th 
APR ROEM AEE. DRA 
于 控制 激光 带宽 和 激光 波长 的 稳定 
TE. RRC ACRES 
光谱 ， 也 可 以 认为 是 一 种 干涉 光谱 。 
前 者 是 零 级 干涉 光 庶 ， 后 者 是 非 堆 级 
THIF, HE, ARAR 
采用 1 -2 SG, A E FEIL 
十 方 以 上 的 分 辩 率 ， 干涉 光谱 仪 经 常 
采用 较 高 谱 组 的 光谱 ， 因 此 可 获得 几 
十 五 到 几 百 万 的 分 辩 率 。 这 种 高 谱 级 
FRR, ， 通 常 称 为 高 分 辩 率 光谱 
黎 。 这 种 光谱 位 的 色散 率 很 大 ， 自 由 
BME BE, Hi, SRA ABE 
(REREH). HER EMRE. 
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PARA BR, AAT Ti a 
PFA RL. RCT EA 


RE OLBHN, APARE | 


PANE, i BF CHAN 

干 式 分 析 监 届 dry analysis 试 样 
不 需要 制 成 溶液 的 分 析 监 测 技 术 。 在 
环境 监测 中 ， 为 对 大 气 污 染 和 进行 实时 
HAHN, RTT, W 
监测 一 氧化 三 的 红外 相关 法 等 ; 在 实 
验 室 分 术 中 ， 许 多 仪器 的 制 样 技 术 不 
需 采 用 溶液 ， 如 六 射线 荧光 光谱 分 
H. PRAT. BL Rahs 
HATA. BE ob A 
言 . 如 脉冲 荧光 法 二 氧化 硫 测 定 仪 、 
化 学 发 光 法 的 气氛 化 物 测定 仪 等 都 属 
干 法 分 析 。 干 法 分 析 监 测 具 有 操作 简 
恒 、 实 时 、 准 确 ， 不 需 更 换 深 液 等 优 
点 ; 缺 点 是 仪器 价格 比较 昂贵 。 但 车 
以 一 个 数据 的 投资 而 论 ， 干 法 分 析 的 
成 本 并 不 比 湿 法 商 。 

王强 阶段 dry stage ABP RT 
AGH ied PF H IEE BSS PS OB EE 
FRR DAE BRAS RR, LERH A 
对 随后 区 化 和 不 子 化 过 程 的 影响 。 于 
燥 时 需 优选 干燥 温度 和 干燥 时 间 , F 
Sie eA ee st Oe Sd 
REDRE. WREST AL 
被 测 元 素 的 损失 。 当 分 析 试 样 中 被 测 
元 素 含 量 很 低 时 ， 有 时 采用 多 次 进 样 
和 干燥 的 方法 增 大 被 测 和 元素 的 总 量 ， 
LARS FE AAR RAE 

干燥 器 desiccator 为 保持 试 样 干 
煤 或 在 分 析 工 作 中 进行 试 样 冷却 时 所 
用 的 一 种 密封 玻璃 容器 ， 最 常见 的 -- 
种 干燥 峰 如 右 图 所 示 。 有 时 它 亦 被 用 


， 于 十 燥 混 的 试 样 。 干 炬 器 的 盖 与 本 体 


ik) aE eC RAL 
或 其 他 润滑 脂 ) 密封 , FRR 
剂 、 中间 放 属 一块 盗 板 用 来 放置 成 有 
被 干燥 或 冷却 试 样 的 容器 。 干 燥 剂 失 
效 时 (AP. Pea a mae 
BHR ARSE an) 杰 及 时 更 
hm. 下 表 是 常用 的 一 些 干燥 剂 的 性 
mm, 其 中 的 ALO, MgClo,, Cad, 
CaCl, Pi fe RE BT 4p BY HE t, 
2406 . 500T . 275°C 和 150°C Ants 
UFE. SEA — BP Sy BS RE 
Bey 即 在 营 通 干燥 器 盖 的 中 央 有 能 联 
GAD RAMEE A, RALE 
功能 外 ， 主 要 用 于 真空 保存 试 样 。 


常用 的 一 些 干 曝 谭 的 性 质 


于 $ A [TRED ETEME 
CaCl, (K) (i 是 
CaSO, {无 水 ) 中 F 
Ca) 中 E 
MgClO, ( 无 水 } 高 是 
硅胶 低 T 
ALO, 1K E 
PLO; ik 是 

干燥 时间 dry time #7 BOP FR 


TRAST RT ER, RRN TAREN 
需 的 时 间 。 干燥 时 间 的 长 得 取决 于 溶 
WERE, RRB AULIS 
剂 ， 比 水 蒂 液 拌 品 所 需 干 燥 时 间 较 
短 ， 若 进 样 最 大 ， 则 需要 较 长 的 干燥 
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时 间 。 


干燥 温度 dry temperature 在 石 


黑 炉 升温 的 干燥 阶段 ， 除 去 试 样 溶剂 | 


所 需 使 用 的 温度 。 干燥 温度 的 高 低 取 


RTE UATE. A ETE ， 
| 号 的 标准 便 型 图 比较 ， 从 而 定 出 相应 


点 稍 低 的 温度 下 下 燥 ， 以 避免 溶剂 暴 


WSR A RR” GTR | 
th, BARRA MCR | 


的 “夹带 ”损失 。 

干 柱 色谱 法 dry-column chromatog- 
raphy ”使 用 干燥 填料 柱 进行 分 离 制 
备 的 色谱 方法 。 具体 操 必 是 先 将 于 的 


吸附 剂 装 入 色谱 福 中 ， 然 后 将 第 分 离 ， 


REE as PBI PEERS ie, Em 


FMI A EG se A A EEA: 


(Mish). ae ME wR SSE E Y tE 
自 上 而 下 ， 使 样品 组 分 逐渐 分 开 ， 在 
接近 柱 底部 时 ， 停 止 洗 脱 ， 将 吸附 剂 
按 柱 上 的 色 带 切割 开 ， 分别 用 合适 的 
FAA PE. RE t H A eS a 
(30 ~60min) 、 消 耗 溶剂 少 、 处 理 样 
WHA COA 级 水 平 )， 可 用 于 天 
然 产 物 的 分 离 。 
. FRR beparin 肥大 细胞 合成 和 分 
DA — PRE Se, OT RS AE 
不 均一 性 ， 自 1000 ~ 57000 不 等 。 占 
正常 人 备 桨 会 量 的 9mg L, PFX 
的 抗 凝 作用 希 依 赖 抗 凝血 酶 三 【AT- 
I). FRAT (H-I) fm 
活 的 重 白 上 抑制 物 CAPCI). APRS 
为 抗 于 药 和 抗 凝 剂 包 有 广东 应 用 。 
TA HABE PE BR crucible swelling 
number 也 称 自由 膨胀 序数 。 是 在 一 - 
定 条 忻 下 ， 以 煤 存 卉 坊 中 加 热 所 得 集 
块 脱 胀 程度 的 序号 表征 煤 的 脱 胀 性 和 


槛 性 的 指标 。 它 是 将 `- 定 质量 的 煤 样 
放 在 专用 的 卉 塌 中 ， 在 专用 炉 内 按 规 
定 的 方法 加 热 、 煤 在 加 热 这 程 中 被 干 
锁 而 生成 不 同形 状 和 大 小 的 焦煤 去， 
将 所 得 焦炭 块 的 最 大 侧 型 与 一 组 带 序 


TA Pp Sa ee, A A 
1~9, EL 1/2 为 AHRR. SER 
ROARK + BRR REP 
BASE RT. Ae IB J a BT 
气 情 次 和 胶 质 体 的 透气 性 一 定 程度 上 
AER OR RS HE. ZEB BRE TB 
类 中 ， 用 它 作为 一 个 分 类 指标 ， 在 炼 
EoD, SERRA 
性 ， 在 页 烧 工 业 中 . 用 它 来 指示 煤 在 
某 些 类 型 娩 烧 设备 中 的 结 点 椭 向 。 
WHER photographic plate ”感光 
REIMER OER RA, £ 
射 兆 谱 分 析 用 的 感光 片 ， 由 感光 层 、 
DRE AR am. 感光 层 是 将 省 
有 卤化 银 上 颗粒 【 如 省 化 银 ) 的 乳剂 
均匀 尝 于 玻璃 片上 而 制 成 的 ， 有 的 还 
SAR RY AROS. IC 
是 感光 单元 ， 对 光 十 分 敏感 ， 起 着 记 
录影 像 的 作用 。 疝 化 银 颗粒 的 大小， 
对 感光 度 和 分 辩 率 有 很 文 的 影响 。 明 
REBAR ER, SAR 
WER. Ma A OLS 
A BOR ARICLA CM. C 
须 平 整 光 滑 、 薄 厚 均 句 、 透 明度 好 ， 
并 具有 一 定 的 弹性 强度 。 防 淖 层 用 以 
防 正 影像 周围 产生 尝 影 ， 由 染料 和 明 
胶 组 成 ， 涂 在 玻璃 片 与 乳剂 之 间 。 这 


| 种 党 影 主要 由 乳剂 的 散射 和 玻璃 的 折 
， 射 引起 ， 熬 料 的 作用 就 是 把 透 过 乳剂 
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BOER ae. 在 350mm 以 下 的 紫外 光 
WEL. BPR RAE ESE 
Or, BA AST ee TAR 
感光 板 上 反衬 度 
graphic plate 
TERREFL AIA REE. FLARE 
RA T AG RC Re. E 
一 定 的 实验 条 作 王 ， 不 同 的 感光 片 其 
有 不 同 的 及 衬 度 。 按 照 反 衬 度 的 不 


contrast. of pheto- 


同感 光 片 可 分 为 普通 、 硬 、 特 硬 和 和 
HEFE., Rt RA EN 


反衬 度 ， 特 性 曲线 具有 较 大 的 线性 范 
HM. AMAR RH OHA. EAE 
光板 具有 较 高 的 反 村 度 ， 特 性 曲线 具 


有 较 大 的 斜率 ， 因 而 有 较 高 的 分 析 | 
Be CMR IL) FL 


精密 度 。 

感光 板 分 辨 能 力 resolving power 
of photographic plate 也 称 为 解 像 能 
力 ， 用 感光 片上 每 毫米 能 分 辩 开 等 距 


俐 感光 板 性 能 的 一 个 重要 指标 。 乳 剂 


BER ERT i HAR | 


BAS, ARREA AI RE AB 
颗粒 较 大 ,灵敏 度 较 高 ， 而 分 辩 率 较 
E. BARH ARRE R 
较 小 ， 分 辩 率 较 高 . 而 灵敏 诬 较 低 。 
选用 发 射 光谱 分 析 用 感光 片 ， 其 分 辩 
率 需 与 摄 谱 仪 的 分 辩 率 相 适 应 。 
EXER speed of photo- 
graphic plate 又 称 感光 度 ， 是 感光 
板 的 重要 性 岳之 。 灵 敏 度 是 指 乳 剂 
感光 能 力 的 大 小 ， 一 般 分 为 光谱 灵敏 
BER RAE i, ARRA E 
对 某 一 波长 的 单 色光 的 感光 能 力 。 不 


感光 板 的 一 个 重要 的 | 
， 剂 ， 增 感 剂 豚 收 相应 波 改 的 光量 子 ， 


| Ba 一般 乳 剂 芍 感 光 范 围 大 约 为 


| 


250 ~ 500nm， 大 于 500nm 的 红 、 绿 
JER AE RR, Ah 250nm 
A She ae AER a ASL 
剂 的 感光 范围 ,通常 如 人 光学 增 感 


FHP RES ESE SRE, WA 
RES IE CCR RA, He 
为 感光 度 。 感 光度 的 大 小 与 达到 一 定 
FU BS RE det BITE E. 

感光 元 photographic cell FR ARIE 
REM, BOG BRIE 
化 学 反应 原理 制 成 的 。 发 射 光谱 分 析 
HHRHH., BEZ., WRR 
AHER PORE Ae Aiea 


FA ER. Be BR 5 
单元 ， 对 光 十 分 敏感 ， 起 着 记录 影像 


-RER BERRAK, a 
等 宽 的 平行 线 像 的 条 数 来 表示 。 是 评 


度 和 分 辨 宰 有 很 大 的 影响 。 

50% 感染 重 50% infection dosis; 
Dy = 50% AIER (50% dethdosis, 
LD) AD. Blip FERRE 8 ey 
SUS RUA, GE 50% 发 生死 亡 
或 病变 的 最 小 量 。 测 定 原则 即将 病毒 
悬 液 连 续 稀 释 后 ， 不 同 稀释 度 接 种 鸡 
AR, SPAS FA, eet 
阿 观 察 发 病死 亡 数 或 病变 数 ， 以 统计 
学 方法 算出 50 铝 感染 其 或 致死 量 。 

EEM remote sensing by induc- 
PER, Rete OR Bs MH 
的 地 方 ， 对 所 要 研究 的 对 象 进 行 探测 
的 技术 。 即 从 一 定 中 高 外 对 地 过 或 地 


tion 


， 下 一 定 深度 的 目标 进行 柠 测 。 这 种 技 
同类 型 的 感光 片 具有 不 阿 的 光谱 灵敏 | 术 不 需要 与 目标 物 接 触 即 可 获得 来 自 
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目标 的 基 些 信息 ， 如 目标 物 的 电磁 波 
辐射 特征 ， 包 括 地 物 的 发 射 、 吸 收 、 
析 射 、 透 射 等 特征， 也 包 括 重 力 、 磁 
力 特 征 等 。 根 据 不 同 高 度 遥 感 平 台 


《装置 传感器 的 运载 工具 ) 上 装置 的 i 
传感器 所 测 得 的 环境 信息 数据 (以 | 
图 像 或 数字 表现 )， 通 过 一 定 的 数据 | 


处 理 , 分析 , 便 可 以 解释 和 识 
SBA 

钢 的 火花 鉴别 spark testing of 
steels 利用 试 样 在 砂轮 上 磨 削 时 发 
射出 的 火花 特征 来 鉴别 钢 种 的 方法 。 
这 种 方法 简便 快速 ， 多 用 于 钢材 混 
号 、 废 钢 分 类 以 及 在 无 其 他 分 析 手 疏 
时 对 钢材 的 成 分 进行 大 致 定 性 或 半 定 
BO. KTR, ASH 
及 和 链 铁 ， 能 鉴别 出 钢 中 常见 的 合金 元 
X. BX S, P, Cu, Al, Ti% 
则 无 法 由 火花 特征 鉴别 。 由 于 火花 鉴 
别 是 用 肉眼 观察 ， 因 此 容易 受 操作 经 
验 的 影响 。 

Mw ES highly repetitive 
sequence ”在 真 核 生物 基因 组 中 重复 
tH PEE 10 次 以 上 的 DNA 序列 。 
这 类 序列 复制 速度 很 快 ， 在 人 人 基准 组 
中 约 占 20%, Reet AEA By 48 3 
种 : 反 向 (RH) 重复 序列 【inyert- 
ed repeat}. I Ho DNA ( satellite 
DN4) 、 较 复杂 的 重复 单位 组 成 的 重 
复 序列 。 其 功能 主要 有 : BS DNA 
复制 的 调节 ， 参 与 基因 表达 的 调节 ， 
参与 基因 转 位 作用 、 组 成 个 体 特 异 的 


DNA 指纹 ， 参 与 碱 数 分 发 时 染色 体 | 


配对 过 程 等 。 
高 分 辨 像 high resolution image 


! 利用 透射 电镜 的 高 分 辨 率 、 高 放大 和 悦 


数 的 特性 ， 选 用 大 孔径 物镜 光 阅 ,让 
样品 的 透射 束 和 周 丽 的 一 个 或 多 个 衍 
HRAT, RAW TBM RAR 
CEPR. MT AA BE d < 100m 
的 微 晶 结构 ， 相 亿 衬 度 成 像 提供 唱 格 
eR, 或 老 得 到 与 样品 单 胞 结构 相 
对 应 的 品 体 结构 像 ， 邵 称 分 子 像 或 源 
子 像 。 它 用 于 研究 物质 中 原子 尺度 的 
AY, PY RRR AA A THE 
列 。 高 分 辩 成 像 技 术 不 仅 用 于 测定 透 
射电 镜 分 辩 率 , 而且 已 广泛 用 在 生 
H. 有 宙 化 合 物 、 人 金属 、 超 导 材 料 和 
硅 酸 盐 等 领域 ， 用 于 研究 微 晶 结 构 、 
AERA, WAS. 
BSR high resolution mass 
spectrometer; HR-MS 分 辩 率 在 
10000 以 上 的 质谱 仪 。 利 用 该 种 仪器 
检测 到 的 离子 ， 质 量 精 度 可 达 豪 质量 
FR fi, TUE RE HA AD ER 
子 回 旋 共 振 质 谱 仪 都 属于 高 分 辨 质谱 
的 。 用 高 分 辨 质谱 仪 所 测 得 的 精确 质 
量 数据 可 推导 出 离子 的 元 察 组 成 。 
EHTEL porous polymer 
beads; GDX RR ZHAI ZR 
ICR BAD FSI, THE 
AE & BRR AR iY Ae 
被 分 离 的 组 分 直接 在 微 球 表面 进行 吸 
附 或 分 配 ， 它 既 可 作为 载体 ， 又 可 起 
国定 液 的 作用 。 这 种 多 和 孔 物质 的 栈 水 
性 很 强 ， 对 水 及 乙 二 醇 等 根性 物质 有 
着 十 分 理想 的 分 离 效 能 ， 是 测定 有 机 
物 中 微量 水 的 - -种 优良 的 色谱 国定 
相 。 高 分 子 多 和 孔 微 球 的 粒 径 、 孔 径 、 
概 性 都 可 忆 遂 过 改变 聚合 工艺 条 件 得 
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BIAS REA ER. BAR AE ST 
工作 的 需要 。 

44 FRB SE macromolecular 
film adsorption ” 先 在 电极 表面 上 修饰 
一 层 合成 高 分 子 或 生物 高 分 子 ， 然后 
将 生物 功能 物质 吸附 到 高 分 子 膜 上 ， 
制备 成 感应 膜 ， 再 与 转换 器 结合 ， 
成 传感器 的 一 种 方法 。 


MATRE  macromolecu- : 


lar carrier embedment 将 生物 功能 物 
MHARA T Nafion 或 生物 高 分 于 
华北 蛋白 经 湾 剂 说 合 而 使 酶 包 理 于 其 
中 ， 制 备 成 具有 酶 活性 的 感应 膜 ， 再 
PE RRA RE MERA, LL 
构成 生物 传感器 的 一 种 方法 。 

ARTF molecular weight of 
polymer 高 聚 牺 的 统计 平均 分 子 量 。 
AAR A Re, Be ae 
Sb, ARMED FRA. SEP ARE 
全 相同 的 同系 混合 物 ， 即 具有 宗 分 散 
人 性 ， 因 此 其 分 子 量 都 是 平均 分 子 量 。 
由 于 统计 方法 的 不 同 ， 一 种 高 聚 物 有 
SHR HS FR: (1) 数 均 分 子 
E. PERE PA OE 
WES, TAB ARK. BAA 
法 、 冰 点 下 降 法 或 端 基 分 析 法 测 得 ; 
(2) 重 均 分 子 量 , 分子 量 按照 分 子 
质量 分 布 欧 数 的 统计 平均 ， 可 用 光 散 
射 法 测 得 ; (3) Z 均 分 子 量 ,分子量 
按照 分 子 质 基 分 数 函 数 的 统计 平均 。 
可 用 趣 离 心 法 油 得 ; (4) WHAT 
量 , 通常 指 用 黏度 法 测 得 的 平均 分 子 
量 。 中 者 的 关系 -- 般 是 : ZAF 
E> EHTE o Ra TE > 数 均 
分 子 量 。 


BR potassium permangan- 
ate method — E(B) Gh AS OA E 
剂 , 以 其 自身 的 紫红 色 指 示 滴 定 终点 


| 的 氧化 还 原 浦 定 法 。 高 锰 酸 钾 是 一 种 
| 很 强 的 氧化 剂 ， 可 用 于 直接 滴定 
| Fe( H),As( H), Sb( W). C0, 


NO, H0, 等 具有 还 原 性 的 物质 以 及 
许多 有 机 北 合 物 ， 还 可 以 间接 测定 能 
TGO 定量 沉淀 为 草酸 填 的 金属 
离子 【如 Ca ，Th 及 稀土 元 紊 离 
TS). AT KMnO, Kf BHT, 
RCA. REE 
AGFA, EAA E KM0, 本 身 
不 纯 ， 不 能 直接 配制 KMnO, 的 标准 
湾 液 ， 需 按 一 定 条 件 配 制 后 用 其 他 基 
HEE 【如 H,€,0, - 2H,9) 进行 标 
定 。 由 于 KMn0, HERR BE 
定 ， 司 用 -定时 间 后 应 重新 标定 。 

高 能 电子 衍射 ”high energy electron 
diffraction; HEED 选用 能 量 为 5 - 
100key 的 高 能 电子 东 人 射 到 晶体 所 
产生 的 入射 。 利 用 这 种 入 射 本 以 获得 
关于 物体 表面 的 结构 信息 。 高 能 电子 
MARA RRB. Ae 
RBM aa ae: 高 能 电子 的 
平均 自由 程 较 大 ; 当 用 电子 束 掠 射 到 
样品 表面 则 可 以 保证 它 有 足 况 的 表面 
灵敏 诬 。 也 是 研究 表面 结构 的 一 种 有 
效 方 法 。 

RMF RM high energy ion 
scattering apectroscopy; HEISS 用 较 
高 能 量 的 离子 人 射 到 固体 表面 ， 检 测 
离子 经 表面 磁 摘 后 背 散 射出 来 的 人 射 
离子 ， 浏 量 它们 碰 挤 后 损失 的 动能 所 
得 到 的 谱 医 ， 也 叫 Emest Ruth erford 
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背 散射 。 与 低能 离子 散射 谱 相 比 ， 它 


主要 用 于 比较 厚 的 薄膜 分 析 而 不 是 表 


mot. 但 由 于 它 是 一 种 无 损 、 定 量 


的 分 析 方法 ， 并 可 得 到 占 格 结构 的 信 | 
对 加 和 滴定 剂量 作 图 ， 画 出 注定 昌 


B. 因此 在 表面 层 的 非 破坏 深度 分 析 
方面 有 相当 重要 的 使 用 价值 。 其 定量 
性 比较 好 ， 并 可 以 获得 绝对 量 。 但 该 


方法 对 元 率 诬 度 分 布 的 层次 不 是 很 清 | 


晰 ， 其 深度 分 辩 率 也 很 差 ， 不 能 给 出 


直观 的 深度 分 布 图 ， 对 界面 现象 也 无 | 
法 考察 ， 因 此 在 薄膜 的 界面 分 析 上 具 


有 一 定 的 局 限 性 。 
MRERM high-energy collision 


ARATE EATS P| 
ERIS, HAT REILT AM j 


REETZ., TEE MRI, 
碰 擅 能 量 很 高 ， 离 子 在 咸 擅 后 产生 的 
RA EBTHRE, ABER 
较 大 。 

高 频 滴定 法 high frequency titra- 
tion 利用 几 交 周至 几 百 兆 周 的 高 频 
电流 通过 滴定 他 ， 滴 定 过 程 中 滴定 池 
的 电导 与 电容 发 生变 化 。 它 的 电极 不 
与 洲 彼 直接 接触 ， 不 会 发 生 电 解 和 极 
OAS. RM AAR 
分 为 总 阻抗 法 ， 损 耗 法 和 频 拍 法 。 总 
PADUA CEE PPR See 
变 ， MSA. Atay 
以 用 通过 滴定 池 的 高 频 电 流 的 大 小 对 
加 人 滴定 前 的 量 作 图 ， 画 出 滴定 册 
线 。 损 耗 法 是 带 液 电导 的 改变 ， 引 起 
电路 里 商 频 电能 损耗 的 改变 ， 通 过 高 
频 电 能 损耗 的 测量 对 加 和 人 滴定 剂 的 量 
作 图 ， 画 出 滴定 曲线 。 频 拍 法 是 溶液 
电导 的 改变 ， 引 起 滴定 凶 的 等 效 总 电 


容 的 改变 ， 使 电路 的 振 世 频率 也 跟着 
改变 。 可 以 用 - 个 并 联 的 可 变 电 容 器 
来 抵偿 此 电容 的 改变 ， 使 电路 回复 到 
床 来 的 振 茧 频率 ， 以 抵偿 电容 的 改变 


线 。 高 频 滴 定 法 有 突出 的 优点 ， 其 一 
EAR SRE Ri, OR 
上 发 生 电 解 ， 产 生 极 化 作用 。 电 极 的 
某 些 催化 作用 也 不 存在 。 流 淀 覆 盖 电 
极 也 被 消除 ， 所 以 很 多 沉淀 反应 常常 
用 高 频 法 来 指示 终点 。 另 一 优点 基 能 
谢 定 电容 的 变化 。 非 水 洲 剂 常常 是 低 
频 电 导 变 化 不 太 ， 而 溶液 介 电 常数 变 
EEA., BRS RA, BA 
es PU a a a I ee 
动力 学 的 研究 及 测定 介 电 常数 
的 变化 。 

BMBF ARR high frequency 
electron spin resonance 常用 的 ESR 
谱 仪 使 用 X DEB Q 波段 微波 频率 。 
而 对 于 其 他 波段 ESR 谱 仪 ,根据 所 用 
微波 频率 的 不 同 , 常 分 为 高 频 电 子 自 
旋 共 振 和 低频 电子 自 旋 共 振 。 识 频 与 
低频 并 无 严格 的 划分 界线 ,但 一 般 认 
为 微波 频率 低 于 X 波段 的 称 为 低频 
电子 自 旋 共 振 ,而 高 于 到 RRS Ww 
EL) ASH A RES. A 
频 电子 自 旋 共振 谱 信 采用 超 导 磁 场 。 
高 频 电子 自 旋 共振 可 大 大 所 高 ESR 
的 灵敏 诬 和 分 辩 率 ,可 用 于 研究 具有 
天 的 掌 场 分 型 的 无 机 顺 斑 体系 。 

MRE high frequency sp 
ark source 普通 火花 光源 的 功率 较 
大， 不 适宜 于 微 区 分 析 和 表面 分 析 。 
为 了 限制 火花 放电 引起 的 试 样 损 竹 面 
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EME, aT WOR AA cb Dye ity fh St K 
ERATE, 采用 这 种 微弱 火花 . 
ARSE SERRE), m BL BEE 
较 小 ， 适 宜 于 微 区 分 析 和 表 而 分 析 ， 
特别 适宜 于 细 丝 、 薄 片 、 矿 物 颗粒 和 
金属 机 性 的 分 析 。 

离 强 麻 空 心 阴极 灯 high intensity 
hollow cathode lamp -种 用 于 原子 吸 
收 光 谱 分 析 的 锐 线 光源 。 和 普通 空心 阴 


极 灯 的 原子 溅 射 入 程 和 光谱 激发 过 车 


不 是 分 别 控制 的 ， ERR eR 
而 光谱 激发 效率 并 不 上 高 。 高 强度 空心 
天极 灯 是 在 普通 空心 阴极 灯 内 增加 一 
对 辅助 电视 .用 以 增强 光谱 激发 。 在 
高 强度 空心 阴极 灯 中 ， 原 子 溅 射 和 光 
谱 激发 过 程 二 分 别 控制 的 。 其 结构 如 
下 图 所 东 。 


放电 限制 也 


阴极 
biliak 


FAR 


HY PAAR HU. HP Be 
ERRE BRE Pa. g 
FREER Ou 7 He ea, PFE 
EAT. PA a 
RE, ARTA REE, M 
而 提高 了 光谱 激发 效率 ， 共 振 线 的 强 


AE ay GE Ee 30 ~50 倍 。 高 强度 空心 


; 阴极 灯光 源 的 优点 是 光谱 发 射 强度 


大 ， 可 以 获得 高 的 信 噪 比 。 
高 斯 分 布 Gauss distribution XM 


| ESA. SESS. 


高 斯 计 Gaussmeter 也 叫 磁 强 计 。 
是 用 米 测 定 磁 场 强 度 的 计量 侈 器， 最 
AAR ERRER EH MERA 


| RR. BORE RREH LAE 


一 台 简单 的 NMR 波谱 仪 ， 它 是 利用 
核磁 共振 频率 与 被 测 磁 场 强度 成 正比 
这 一 基本 臣 理 ,通过 测定 某 一 标准 核 
磁 样 品 的 共振 频率 来 测 基 磁场 强度 。 
霍 尔 效应 磁 强 计 的 特点 是 尺寸 小 ， 常 
用 于 电子 顺 磁 共振 实验 的 磁场 强度 测 
B, 使 用 时 将 堆 尔 探头 国定 在 谐振 


EA. 


高 斯 线 型 “Gausaian line shape 

见 NMR eka. ESR 谱 线 型 条 。 

MRR EMR high speed cou- 
nter-current chromatography; HSCCC 
分 离 柱 管 不 仅 绕 仪器 中 轴线 公转 ， 而 
且 还 绕 自 身 轴线 自转 的 一 种 高 速 高 效 
的 道 流 色谱 法 。 自 转 与 公转 同时 进行 
A AR RIK, RSA A 
层 ， 其 分 配 转 移 的 频率 高 达 每 秘 十 多 
次 ， 对 溶质 的 分 配 分 离 非常 有 利 。 

高 过 热 场 流 分 级 high velocity 
thermal field Now fraction 热 场 琉 分 
级 的 一 种 改进 型 方法 。 热 场 流 分 级 速 
上 度 慢 {分离 一 次 样品 需 几 个 小 时 )。 
为 了 提高 分 析 速 座 ， 可 选择 恭 度 低 的 
溶剂 并 提高 工作 温度 ， 从 而 使 体系 扩 
RAR 了 减少， 同时 增加 柱 槽 上 下 
板 的 温度 差 AT, Be I AAT X 
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厚度 ， 可 以 大 大 提高 分 离 速度 和 效 
F. OG ON A op A. D 
如 : Giddings t E T œ= 0. 127mm 
和 ww =0. 0051 mmh} FE AB RAR A Fe Fe 
HA STA Tal Fh RZ RE 
SSF RRP AL ET ot SAU ATE 2. Sh 
分 开 5 个 样品 。 Mae iE Smin 就 
分 并 3 PE. BRR AS. 

高 通 滤 波 器 ”high-pass filter 截止 
滤 光 片 的 一 种 。 它 可 使 波长 长 于 该 臣 
光 片 标示 波长 的 光 通 过 ,而 使 闭 长 短 
于 该 滤 光 片 标示 波长 的 光 被 滤 掉 。 

MBB LER high temperature 
silanizing deactivation ”适用 于 在 英 毛 
BEM PERE. HAP RS 
Ret (HMDS) SRA Shae (M 
柱 速度 为 4~5em . s) 族 读 在 毛细 
管内 表面 上 ， 把 柱 两 端 封口 后 快速 加 
热 到 300 人 或 400 人 ,在 此 温度 下 保 
持 20h， 这 样 处 理 后 的 毛细 管 往 可 获 
得 很 好 的 去 活 效 果 ， 也 可 采用 二 苦 基 
PO Aa ere ERAAN, Ray 
较 大 的 分 子 体 积 可 以 掩盖 来 反应 的 在 
酸 基 ， 其 效果 可 能 更 优 于 采用 HMDS 
去 活 试 剂 。 

MRE high temperature as- 
hing 根据 待 测 组 分 的 性 质 、 将 祥 品 
MAG. HE. HB. Ra Ha, 
SEE BS PE Be Sy SR EE AR A FE HF OK 
化 ， 再 置 于 高 温 电 炉 中 加 热 ， 炉 温 控 
市 在 起 0 ~ 550 Rik 2~4h, KEZE 
全 的 样品 经 湾 解 供 分 离 富 集 和 调 定 
用 。 该 方法 适用 于 售 示 挥发 性 的 金属 
或 元 素 的 样品 的 处 理 ， 是 比较 御 主 的 
Hikes, (RRS. RETKE 


He, Race RIA. ANA 
了 促进 分 解 或 抑制 挥发 损失 ， 了 世 可 在 
试 样 中 加 和 硝酸、 硫酸、 磷酸 、 硝 酸 
E RIL RLS RA. 
BERR EME high temperature 
gel chromatography 在 高 温 条 人 忻 下 进 
行 分 离 和 检测 的 疾 胶 色谱 法 。 用 于 在 
常温 下 不 溶解 的 高 分 子 样品 的 分 析 ， 
EA Ay ee A EE H 
柱 和 检测 器 部 分 加 热 到 150% 左右 。 
A-E lisvid -liquid ex- 
traction in high temperature ”使 用 特殊 
BOF LS FR ET A E. E 
被 研究 用 于 核燃料 后 处 理 中 裂变 产物 
的 分 离 。 例 如 :熔融 盐 - 液 态 金属 茶 取 
体系 , 在 500 用 LF-ReF-KF 或 
MgCL,-KCl-Natl ty Met M & 6. 2% HH 
Aah- A E PRBE EA E e n, AT 
避免 金属 铀 的 落 解 .转化 工艺 。 又 如 ， 
FF 150°C Aj TBP HEKER RM Li- 
NO,-KNO, #5 BB Eb P 3k BR he. 
PCV CVE CVS. 2 


些 化 合 物 的 分 配 引 比 在 水 溶液 中 华 取 


高 100 ~ 1000 fF, 

高 效 毛 细 管 电泳 ”high-performance 
capillary electrophoresis ”离子 或 茶 电 
粒子 以 电场 为 驰 动 力 , 在 毛细 管 中 按 
其 消 度 或 /和 分 配 系 数 不 同 进行 高效 、 
快速 分 离 的 一 种 电泳 新 技术 。 

MRR A high performance 
liquid chromatography; HPLC X ki 
ERHEHERSERHAHA. Æ 
指 具 有 操作 简便 .分离 速 度 快 .分 离 效 
率 高 和 检测 灵敏 度 高 等 优良 性 能 的 液 
AGAR. MARE 1903 
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年 就 由 俄国 植物 学 家 Tswett He HA, fo : 


早期 的 液 相 色谱 法 (古典 液 相 色谱 ) 
柱 效 低 、 分 离 时 间 长 ,难以 解决 复杂 样 
总 的 分 离 . 到 了 20 捞 纪 60 年 代 中 后 
期 ,粒度 小 市 均匀 . 传 质 速 率 快 的 色谱 
填料 相继 出 现 , 使 柱 效 显著 提高 .高压 
输液 泵 的 使 几 解 决 了 流动 相 流 迷 慢 的 
问题 ,从 此 液 相 色 谱 有 了 飞 贱 的 发 展 ， 
为 区 别 于 古典 渡 相 色谱 法 而 称 高 效 液 
相 色 谱 法 。HPLC 几乎 可 以 分 离 和 分 


= 


析 任 何 物质 . 是 最 有 效 和 应 用 最 广泛 | 


的 分 离 分 析 技 术 。 

高 效 液 相 色 谱 - 傅 里 时 变换 红外 分 
析 法 high performance liquid chroma- 
tography-Fourier transform infrared 
spectrometry; HPLC-FTIR RASH 
HERH E RO A 
的 分 析 方 法 。 该 方法 适合 于 分 析 具 有 
红外 特征 吸收 基 团 的 有 机 北 合 物 。 

高 效 滚 相 色 谱 和 核磁 共振 波谱 联 用 
high performance liquid chromatography- 
nuclear magnetic resonance apectrosco- 
pysLC-NMR Hf i HH £8 BAS 
NMR 谱 仪 两 者 组 合 在 一 起 构成 的 联 
用 技术 。 日 前 ,LC-NMR KAA 3 种 
模式 ;{ 1) 连续 流动 模式 , 早 假 二 维 等 
高 线 图 ,一 个 坐标 为 NMR 化 学 位 移 ， 
另 一 坐标 为 LC 保留 时 间 。 用 于 了 解 
化 合 物 中 某 些 基 团 ,如 芳香 性 基 团 等 。 
(2) 停止 瀛 动 模 式 , 当 色谱 信号 达到 
峰值 时 使 1C 流动 停止 并 在 检测 液 村 
的 中 心 位 置 进行 一 维和 二 维 NMR R 
样 ， 直 到 取得 良好 的 NMR 谱 图 为 止 ， 
然后 重新 启动 夺 , 搞 复原 有 ELC 条 
fF, B— sem LC 峰 的 NMR A a. 


| slicing”, 


| ing) Bist, h UV 检测 器 流出 的 EC 


本 方法 按时 间 切 割 谱 峰 ， 称 之 “time 
(3) WERA (peak park- 


峰 ， 存 储 在 联 用 的 毛细 管 回路 中 ， 进 
行 离线 NMR 检 调 。 流 动 模式 观测 
BOHR .MP RRP CON, Bb 
检 出 量 为 风 十 微克 。 停止 流动 模式 


| mt CN 及 'H 最 小 检 出 量 则 为 


lpg. UC-NMR 联 用 对 复杂 混合 物 提 


| 供 了 经 济 、 有 效 、 完 善 、 自 动 化 程度 


高 的 分 离 分 析 鉴 定 的 手段 。 

高 效 液 相 色谱 -ESR RAW high 
performance liquid chromatograph-elec- 
tron apinresonance; HPLC/ESR 经 高 


， 效 澈 相 色 谱 分 离 后 的 各 种 组 分 依 此 导 
| A ESR 谐振 腔 内 ， 用 ESR 作为 高 效 


被 相 色 诺 的 检测 器 ， 和 检测 各 组 分 中 的 
顺和 矿物 种 ， 对 于 论 太 自由 基 友 应 的 体 


， 夭 ,可 以 直接 ， 或 用 自 旋 捕 提 方 法 将 
| 短 寿命 自由 基 转 换 成 稳定 自由 基 后 ， 


使 用 HPLC/ESR HAS AES, H 
Br) REAR EER A A A h EH 
终 产物 。 

RA H-ESR- ER A ie 
high performance liquid chromatograph- 
electron spin resonance-mass apectrome- 
ter; HPLC-ESR-MS 将 高 效 液 相 色 
R ESR 和 质谱 联合 使 用 的 综合 仪器 
分 析 方 法 。 高 效 液 相 色谱 用 于 把 溶液 
中 的 各 组 分 依 此 分 离 ， 然 后 自动 送信 
ESR 谱 仪 ， 进 行 ESR 测定 ， 随 后 将 
由 ESR 谐振 腔 流 出 的 组 分 进一步 导 
入 质谱 仪 ， 进 行 质谱 测定 ， 以 全 准确 
地 鉴定 或 证 实 自由 基 的 结构 。 

高 效 柱 high performance column 
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指 具有 分 离 效 率 高 、 使 用 寿命 长 、 耐 
高 压 、 耐 溶剂 和 性 能 稳定 等 优良 性 能 
的 色谱 柱 。 

高 压 差 热 分 析 high pressure differ- 
ential thermal analysis FE FR EE AHE 
T. EMER Be SS ee 
ORPHAN PER, HEN 


可 高 达 几 再 到 几 干 大气 计 。 高 压 差 热 
SPT AT FA T EA | 
| 其 透 过 能 力 焉 以 获得 较 大 的 增强 。 利 


炸 、 煤 的 氢化 等 。 
MES RIBAK pressure dif- 
ferential scanning calorimetry; PDSC 


率 差 与 渔 度 的 美 系 的 -~ 种 技术 。 其 讨 
力 范围 为 L 3Pa 到 7MPa。 该 法 适用 
于 氧化 稳定 性 、 反 应 热 烙 、 压 力 诱导 
反应 、 催 化 反应 和 反应 动力 学 
等 研究 。 

WER high pressure cell 高 压 金 
前 石 池 是 测量 微克 级 固体 的 有 效 胰 样 
Mie. the. AOL EE BR 
组 成 。 测 定时 需 与 光束 聚焦 附件 
(DC) 和 红外 显微镜 配合 使 用 ， 把 池 
装 在 DC 附件 的 样品 位 置 。 红 外 高 于 
池 和 包括 气体 高 压 吸收 池 、 凝 周 态 高 压 
吸收 池 和 高 压 金 刚 石 洱 等 。 池 体 所 使 
用 的 窗口 材料 由 测试 波段 而 定 : 
KBr, NaCl 和 Cs! 徐 片 最 高 可 承受 
425kPa, 金刚 五 高 压 池 :- 般 可 用 至 
10GPa FEGR, THEATER eh, Ase 
A. BIMA., TRER ARK. 
经 改进 的 金刚 石 高 压 池 的 压强 可 这 
55GPa， 趣 高 压 的 人 狗 列 石 高 压 池 可 达 
170GPa, MASM OMAR RRR 


RAEADR, GT BRL 
纤维 、 炸 药 的 物证 检验 等 ， 
高 压 电 子 显微镜 high voltage TEM 
对 于 一 般 的 透射 电子 量 汕 慎 ， 由 于 
其 电子 东 的 加 速 电压 比较 低 《 一 般 


| 200k¥), RFE AR Ay Bead Ae EB, 
| 一般 在 100mm 左右 ， 因 此 对 比较 厚 


的 样品 ， 电 子 束 不 能 延 过 ， 不 能 进行 
分 析 。 通 过 增加 电子 束 的 加 速 电 正 ， 


用 高 加 速 电压 (- - 般 500kY 以 上 ) 


| 的 透射 电镜 称 为 高 压 电镜 。 高 压 电子 
程序 控制 温度 下 ， 在 高 压 、 变 压 或 真 ， 
空地 ， 测 量 输入 到 物质 和 参 比 物 的 功 ， 


显微镜 可 以 非得 更 高 的 分 辨 率 以 及 增 
加 穿 透 能 力 ， 可 以 分 析 较 厚 的 样品 。 

AEW high pressure spectra 
TERR HMR EMA Te FR 
得 的 光谱 。 高 压 池 窗 片 材料 需 根 据 
测量 光谱 区 和 使 用 的 压力 来 选择 ， 
有 红外 光学 材料 、Zn5、zZnSe、 
MgO. ALO,. BaTiO,, SA Me 
以 及 金刚 石 等 ， 它 主要 用 来 研究 高 
上 压 下 的 相 转变 过 程 、 唱 格 变形 、 高 
分 子 与 气体 间 的 相互 作用 、 生 化 作 
用 、 反 应 动力 学 及 压力 对 分 子 鬼 象 
的 作用 机理 等 . 

BERKE high voltage spark 
source 在 大 气 庄 下 两 电极 了 章 的 一 种 
气体 放电 现象 。 当 两 电极 间 的 电压 很 
Ant, (EER GRR aT HE Le ES 
z, 产生 碰撞 电离 ， 使 电子 和 离子 的 
数目 急 草 增加， 放电 即 沿 着 电子 聚集 
Be AAT. fei Se ie 
ERAK, KERA RA 
BER, EATUR RRT, É 


i 咸 火 舌 。 在 通道 和 火 香 的 中 心 ， 气 压 
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a a M9 Ok BETE | 


10000K LAE. Ait, AAA th 
弧 光 光源 强 得 多 的 激发 能 力 和 电离 能 
力 ， 能 够 激发 原子 和 离子 的 光谱 。 各 
种 火花 放电 都 是 利用 并 联 到 放电 间 节 
的 电 雁 器 而 产生 的 ， 故 称 电 容 火 花 放 
电 。 为 了 提高 火花 放电 的 功率 ， 叮 以 
梁 用 较 高 的 电压 、 或 者 采用 较 大 的 电 
容 。 前 者 称 为 高 床 火 花 ， 后 者 称 为 低 
FA fe, PSEA TE AAG BR e E, 
可 以 自动 引 顽 , 不 需 配 备 引 燃 装 置 ， 


直接 受到 分 析 间 隙 的 影响 ， 因 此 在 实 


际 工 作 中 最 好 采用 控制 式 火花 。 高 庄 | 


火花 实际 上 是 一 个 高 频 振 莫 线路 。 交 
流 电 经 变 卜 器 提高 电压 【12000 ~ 
18000Y) ,向 电容 器 充电 ,使 电容 器 
BAERE E. TRY, 分析 间隙 的 
电压 也 不 断 升 高 ， 泊 电压 达到 该 间隙 
的 击 窜 电 奈 时 ， 立 即 在 两 电极 之 间 有 
火花 跳 过 ， 产 生火 花 放 电 。 当 电容 器 
放电 接近 零 时 ， 则 在 另 半 周 重新 充 
电 ， 然 后 骨 次 放电 。 如 此 循环 下 去 ， 
维持 火花 放电 。 其 电路 如 下 图 .。 


及 B D L 


高 压 火花 光源 电路 图 
E 一 电源 ; V-ERA: 
R 一 可 变 电 阻 ，B 一 升 压 变 红 器 ; 
D 一 扎 流 线圈 ; 上 L 一 可 变 电 感 ; 
(一 可 变 电 容 ; C—O 


高 压 交 流 电 缀 high voltage altema- 
ting current are ” 变 流 电弧 是 利用 交流 
电 在 分 析 间 隙 发 生 电 强 放电 时 产生 的 
高 温 来 激发 试 样 光谱 的 光源 。 它 是 发 
射 光谱 分 析 常 用 的 一 种 光源 。 由 于 它 
比 直 流 电弧 的 放电 稳定 性 好 ， 因 此 应 
用 也 比较 广泛 。 根 据 所 用 交流 电 的 电 
上 讨 高 低 ， 交 流 电弧 分 为 高 庄 交 流 电 绝 
和 低压 交流 电弧 两 类 。 高 讨 交 流 电 弧 
可 以 利用 村 身 的 高 讨 【2000 ~ 4000 


| 伏 ) AAS TAT MM, CHM 
电路 比较 简单 。 高 压 火花 的 放电 电压 | 


烧 稳 定性 比 低 压 交 流 电 新 好 ， 但 由 于 
REAR, MAREFERS, Ae 
RAK. 

高 压 金 刚 石 池 high pressure dia- 
mond cell 见 高 压 池 条 。 

M E i HHH A high pressure 
flow cell technique a4 FRE 18, - 
EMERE ob HA HOR a 
OBR. fe aE EHE Fee 
Ra Rama. ARO 
到 压力 增加 而 引起 的 流动 相 吸 站 会 产 


MEM RR high pressure pump 
ARAE.: TAHER, HM 
相 以 稳定 流速 或 压力 输送 到 色谱 柱 的 
巢 。 高 压 泵 的 稳定 性 直接 关系 到 分 析 
结果 的 重 现 性 和 准确 性 。 对 于 一 般 的 
ah LYEM A. BoA fe 0. 5 ~ 
2mi- min ' ， 因 此 ， 分 析 型 高 庄 泵 的 
最 大 流量 一 般 为 5 ~ iOm ， min-'， 
高 压 泵 的 流量 控制 精度 通常 要 求 小 
于 +0.5 铝 。 现 在 使 用 的 高 效 色谱 柱 


都 是 将 很 细 颗 粒 的 填料 (3 ~ 10pm 


GE) 在 高 压 下 琉 充 到 色谱 柱 管 中 
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BY, MARRAREN SERA 
A, TR AR LA EEA A 


MR AE. BOR MERA i 


足够 高 的 出 口 扩 力 ， 而 匡 票 系统 要 能 


iif 30 ~ 60MPa 的 高 床 。 高 压 泵 输出 | 


AUR RA GK on. yA i 
便 和 适 于 梯度 洗 脱 ,又 的 死 体积 要 尽 
可 能 小 ， 通常 要 求 泵 的 死 体 积 小 
F 0. Sml, 

M5 ESE high-pressure gradient 
又 称 内 梯度 ，。 是 在 高 压 状态 下 完成 流 
动 相 强度 调整 的 梯度 装置 。 一 般 只 用 
于 二 元 梯度 ， 即 用 两 个 高 压 泵 分 别 按 
设 定 的 比例 输送 A AB 两 种 溶液 至 
HAH. ROBBERS, BRE 
溶液 是 在 高 压 状 态 下 进行 混合 后 输送 
到 色谱 体系 的 。 

MEE WE high pressure liq- 
uid chromatography 32 87 RR AD 
BE. SL ERRAERER, 

ARARA Golay equation hE 
雷 针 对 空心 毛 网 管 色谱 柱 柱 效 提出 的 
一 个 速率 理论 方程 式 ， 表 征 了 有 关 色 
谱 柱 的 答 种 参数 和 载 气 流速 对 柱 误 的 
影响 。 

h c D, LOR! tlk +? 

u 24 (1+kk) D, 


Owo h 
3 (1th)? D, 

AP A AMICI Bu 为 载 气 线 

速 ;六 为 组 分 在 气相 中 的 扩散 系数 ; 

D 为 组 分 在 液 相 中 的 扩散 系数 ;r 为 

柱 半径 ;di ABMEAR WARE 

子 。 第 一 项 为 分 子 扩散 项 ,第 二 项 为 


下 十 


气相 和 传 贰 阻力 项 ,第 三 项 为 被 相传 质 
阻力 项 。 参 见 范 第 姆 特 方 程式 条 。 

RBA GColay column ” 即 开 口 柱 。 
参见 毛细 管 柱 条 。 

BMH RBH Grimm glow 
discharge source 一 种 新 型 的 原子 发 
射 兴 谱 分 析 的 激发 光源 。1968 年 由 
WEI (W. Grimm) ih. WEI 
辉 光 放 电光 源 的 结构 如 下 图 所 示 。 阴 


Ree Haha ee 
1 一 阳极 ; 2 一 表 极 ; 3S; 
4 一 真空 扑 团 ; 5 一 试 样 ; 

6 一 石英 窗 ; 7 一 载 气 人 口 ; 

8 一 阳极 区 接 真 空 尝 的 进 气 口 ; 
9 一 阴极 区 接 真空 人 汞 的 进 气 口 ; 
10— fi FF, 


极 和 阴极 均 做 成 贺 简 状 ， 阳 极 套 在 酮 
HA, FAO. 2mm 的 聚 四 氟 乙 烯 或 去 
ASR, CROWD eRe. 
阳极 小 室 充 有 60 ~ 2700Pa HAE A 
BA. BORE RATE A i, 
FER 0.2mm. 在 两 电极 之 间 加 
上 一 定 的 高 压 ， 便 产生 强 而 稳定 的 辉 
光 放 电 ， 其 负 辉 区 集中 在 阳极 回 简 内 
部 ， 放 电 形 成 的 正 离子 在 电场 作用 下 
以 较 高 的 速度 撞击 明 极 和 试 样 表面 ， 
FERAH., RTE A SE ik 
中 的 物质 与 粒子 碰 挤 获得 能 量 ， 激 发 
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SIC. Fe BARE Rt Em 
R, EKAR TREER. BAH 
ARIA, FRR. Matti 
分 析 的 优点 基 发 光 稳定 ， 测 定 精 密度 
高 ; RREA: 试 样 基体 效应 和 元 素 
之 间 相 而 影响 小 ， 测 定 的 准确 度 好 ; 


电能 和 气体 消耗 量 小 ， 电 能 为 几 十 | 


Ko, SUPER ASE} ULES; 可 以 采 
用 直流 、 射 频 、 防 冲 多 种 形式 的 放 
电 ; 适合 于 多 种 样品 分 析 ， 枉 适用 于 
合金 和 入 物 的 主 成 分 分 析 ， 又 可 进行 
表面 涂 晨 分 析 利 非 金属 测定 ， 试 样 易 
于 更 换 。 其 缺点 是 谱 线 强度 低 ， 分 析 
时 间 长 ; 融 要 真空 系统 ， 批 量 样品 分 
析 不 方便 ; 主要 用 于 固体 分 析 ， 标 样 
来 源 困 难 。 辉 光 放 电光 源 除 了 用 作 原 
子 发 射 光 谱 的 激发 光源 ， 也 可 以 用 作 
原子 吸收 光谱 和 原子 荧光 光谱 的 原子 
化 器 以 及 原子 质谱 的 离子 源 。 

格 鲁 布 斯 检验 Grubbs’ test ”一 种 
检验 异常 值 的 统计 方法 。 检 验 统计 量 
| x —xl 

5 

AP, x, BRAM SH TAE 
异常 的 测定 值 ; x 5S 分别 为 由 该 组 
全 部 测量 值 计 算 的 平均 值 与 标准 偏 
差 。 若 由 实验 值 计 算 的 CAFR HR 
布 斯 检验 临界 值 表 中 给 定 显著 性 水 平 
下 的 临界 值 6,,， 则 可 在 置信 水 平 
P=1 -a 将 x HAF AE. EHA 
测定 什 中 只 有 一 个 异常 值 的 情况 下 ， 
格 鲁 布 斯 法 有 和 较 高 的 检验 功效 。 

FARR diaphragm pump ÆFA 
膜 的 运动 来 完成 吸 液 和 排 液 的 一 种 高 
压 输 液 隶 。 其 结构 如 右 图 所 示 ， 通 过 


G= 


— ERA BOK RLI A AER — ARA 
充满 了 油 . 另 一 部 分 充满 了 流动 相 。 
柱 塞 与 油 接触 ， 当 柱 塞 往 外 移动 时 ， 
隔膜 被 拉动 ， 溶 液 被 吸 人 和 内; 当 柱 
塞 向 里 秘 动 时 ,隔膜 受到 油 压 的 作 
用 ， 使 溶液 排出 活塞 短 ， 这 种 基于 隔 
膜 的 运动 对 溶液 产生 “吸引 ”或 
“HEE, GEA r R E E k HERE AS A 
RR, REENEN. 


EY 


=e 


aN 


CN 


W W 


ke N, 


-f 


A 


co 


me 


WEHE septum sampling 用 微 
量 注 射 器 针头 穿 过 橡皮 网 膜 将 样品 直 
接 注 人 汽化 室 〈 气 相 色 谱 ) 或 色谱 
HR POD (WHER) 的 进 
样 方法 。 因 为 死 体 积 几乎 等 于 零 ， 所 
以 能 获得 最 佳 柱 效 。 这 种 进 样 方式 不 
适合 在 高 压 下 使 用 ， 所 以 液 相 色谱 中 
目前 已 不 采用 ， 而 在 气相 色谱 中 仍 广 
泛 采 用 。 因 为 不 易 找 到 能 而 各 种 有 机 


i 溶剂 的 橡皮 ， 所 以 通用 性 不 是 很 强 。 


TARE personal error ”由 于 分 
析 和 人员 主 驱 因素 、 操 作 技术 不 好 或 操 
UA SARS BAR. 

个 体 individual 构成 总 体 的 一 个 
Ai, FARE BO Rar Be Be 
的 容量 ， 可 以 是 无 限 的 ， 也 可 以 是 有 
要 的 ， 相 应 地 称 为 无 限 总 体 与 有 
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Rap. 

rib] EAHA SH isotrop- 
ic hyperfine coupling constant 省 向 同 
TE RK EE a a 
大 小 用 各 疝 同性 超 精细 耦合 常数 a 表 
示 。 单 位 为 能 景 单位 ， 有 了 时 也 串 换算 


成 频率 、 波 数 、 磁 场 等 单位 来 表示 。 | 


各 向 同性 超 精 细 硝 合 常数 -- 般 正好 等 
于 超 精细 结构 中 和 多重 妖 谱 线 间 的 
间距 。 

AAAA isotropic thermal 
parameters MFK A 18] jal He UE A 
子 。 是 描述 原子 热 运动 对 射线 入 
射 强度 影响 的 参数 。 由 于 原子 在 其 平 
衡 位 置 附 近 的 趟 运动 ， 导 致 每 个 原子 
比 静 目 时 要 上 下 据 更 大 的 体积 ， 四 而 表 
征 原子 散射 X 射线 能 力 的 原子 散射 
AT fA X 射线 波长 4 和 衡 射 角 日 
HER. WR RA) 
与 方向 无 美 ， 则 

=ke] -时 5) | 
AP, fy 表 示 原 了 处 于 静止 状态 时 ， 
计算 所 得 的 原子 散射 因 于 ; 8 ARF 
振动 振幅 平方 的 平均 值 ww 成 正比 : 
B=8r u. ERRARE, B 
Ru 为 相应 原子 的 各 向 同性 热 振 
动 参数 。 

SHR BRAAA RR aniso- 
tropie hyperfine coupling constant 种 向 
蜡 性 的 偶 圾 - 偶 极 相互 作用 大 小 用 各 
向 异性 超 精 细 业 合 常数 表示 ， 它 是 个 
张 量 。 通 常用 主轴 坐标 系 XYZ 中 张 
量 的 三 个 主 值 〈《 即 对 角 化 后 的 对 角 


| 30) ERBAS HERAA HM 


在 溶液 中 由 于 分 子 的 快速 滚动 各 向 异 
Cea aA TEAR ES, ER 
体 (RARS) 下 ， 可 从 各 向 异性 
的 让 精细 结构 中 得 到 近似 的 各 向 异性 
超 精 细 耦 全 常数 (这 时 直接 复 到 的 
数值 同时 含有 各 疝 同 性 超 精 组 看 
合 常数 ) 。 

AARS anisotropic ther- 
mal parameters XJA io) EM E 
Ay. EWER T aah X 射线 
衍射 强度 影响 的 参数 。 一 般 情况 下 每 


i 个 原子 的 热 运动 不 是 各 向 同性 的 加 


球 ， 而 是 各 向 异性 的 ， 可 用 一 个 三 轴 
MARR: 主轴 定 为 该 原子 最 高 振 
幅 方 向 ， 两 个 互相 垂直 的 副 轴 则 和 主 
轴 垂 直 ， 由 于 椭 球 三 个 轴 的 定向 是 通 
过 结晶 学 坐标 又 来 表示 的 ， 因 抽 各 向 
RRSSAA op AD se 
AX. 

PA BE HT valence analysis of 
chromium {ME $8 AY Or A A HK 
RK, BU RB RSE +6, 还 有 +3, 
+2, ASR +3 的 化 合 物 最 稳 
定 ， 常 见 的 是 三 价 和 六 价 包 化合 牺 。 
在 水 体 中 六 价 销 一 般 是 以 Cro;  ， 
HCrO, , Cr,0) 三 种 阴离子 形式 存 
在 。 在 水 洲 液 中 存在 着 如 下 的 平衡 
co07 +H, 0 一 :2HCrO， 

2H* +2Cr02- 

At. SNE Me KK, 
=f WL Cr, Cr(OH), Cr 
(DOH) 等 离子 形式 存在 。 三 价 铬 的 
mR. AIA K. RE 
生物 体 所 必须 的 微量 元 泰 之 --。 客 的 
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HASH HEM MBARKARE, 


六 价 铬 毒性 大 ， 在 环境 研究 以 及 化 学 | 
| 基 淮 比 对 或 校准 来 确定 甚 量 值 ， 用 以 
| 检定 计量 标准 的 计量 器 具 。 工 作 基准 


工艺 中 ， 分 析 钊 的 价 态 有 重要 意义 。 

工业 色谱 industrial chromatogra- 
phy MARA. 是 在 工业 生产 
流程 中 安装 色谱 仪 进行 在 线 检测 ， 从 


而 对 生产 工艺 进行 在 线 控制 。 在 石油 : 
， eR HSER, ATE 


精炼 、 治 金 、 五 化 和 化 肥 生 产 流 程 中 
ARRA 

TEË industrial chromato- 
graph NEMERS ERAL 
业 生 产 流程 中 的 一 个 组 成 部 分 ， 可 对 
生产 过 程 进行 在 线 控制 。 例 如 当 流 程 
中 某 … 被 控 组 分 的 含量 经 色谱 检测 
后 ， 超 过 或 低 于 生产 指标 要 求 时 . 色 
谱 仪 能 自动 发 出 信号 (报警 ) HR 


镶 给 自动 控制 仪表 (装置 ), 使 生产 | 


流程 恢复 正常 ， 这 种 色谱 仪 应 有 较 高 
的 自动 化 程度 ， 并 与 计算 机 联 用 进 
TLE. 

工作 电极 working electrode; WE 
又 称 和 研究 电极 或 指示 电极 。 是 提 殿 电 
华 学 响应 牺 反 应 场所 的 电极 。 其 中 作 
为 一 种 变换 器 响 话 激发 信号 和 待 测 游 
液 的 成 分 ， 但 在 整个 测试 期 间 并 不 引 
起 待 测 溶液 本 体 成 分 的 变化 ， 这 类 电 
极 称 为 指示 电极 。 如 pH 电极 、 离 子 
选择 性 电极 、 滴 乘 上 电极 等 都 是 指示 电 
极 。 电 解 池 中 有 电流 通过 ， 并 使 本 体 
溶液 成 分 发 生 显著 变化 的 电极 ， 称 为 
工作 电极 ， 由 此 可 匈 指 示 电 极 与 工作 
BRIE RBM). TERRE, A 
待 测 成 分 在 其 上 面 析 出 的 电极 及 因 电 
解 而 产生 滴定 剂 的 电极 ， 都 是 工 
EER. 


LEHE working standard of 
通过 与 国家 基准 或 副 


measurement 


在 国家 计量 鉴定 系统 中 的 位 置 仅 在 国 
家 基准 和 副 基准 之 下 。 设 立 工作 基准 
HAHM. 是 为 了 不 使 国家 基准 和 副 基 


失 其 应 有 的 计量 学 特性 。 

ERG working flow rate EH 
RE h ARS UR u 的 关系 曲线 的 最 
低 点 对 应 的 流速 是 最 佳 流速 ， 在 该 流 
连 下 工作 所 用 分 析 时 间 较 长 BAR 
得 高 效 ， 但 达 不 到 快速 。 因 此 ， 常 采 
玫 高 于 最 佳 流速 的 所 谓 工作 流速 进行 
色谱 分 离 ， 也 称 最 佳 实用 流速 ， 在 此 
流速 下 纵向 扩散 项 不 起 控制 作用 ， 而 
传 质 项 艾 不 会 司 柱 效 明显 下 降 ， 分 析 
速度 可 大 大 提高 。 和 参见 最 佳 流速 条 。 

工作 能 力 油 验 ”ability test 对 工 


;和 作 人 员 执 行车 项 具体 工作 而 敌 的 考 


E. 评定 ， 以 此 了 解 该 工作 人 人 员 是 否 
能 胜任 某 个 具体 职位 或 是 否 能 去 接受 
另 项 专业 的 培训 。 

工作 曲线 working curve 
其 线条 。 

公 定 分 析 方 法 regulatory method of 
analysis 在 农药 残留 分 析 中 带 有 一 
定 规范 性 和 合法 性 ,适合 于 测定 农药 
ARMM OTH. HBL EAM, 
TED We BT oe aS a 
贸 物 特性 的 检定 方法 。 对 于 公 定 分 析 
方法 ， 必 须 按 昭 规范 的 要 求 列 出 方法 
的 回收 率 、 检 测 限 、 准 确 度 和 精密 
度 。 并 对 测定 结果 是 和 否 超 出 规定 的 最 


TR HE 
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高 残留 限量 给 予 充 分 的 说 明 。 通 常情 
况 下 ， 对 于 农药 残留 的 公 定 分 析 方 法 
不 特别 规定 其 指定 性 ， 为 了 适合 于 特 
定 的 目的 可 同时 确定 几 种 残留 的 分 析 
方法 。 

功率 补偿 型 差 示 扫 找 量 热 法 “pow- 


er-compensation differential scanning 


calorimetry 该 法 主要 特点 是 试 样 和 | 


SEPARA I AMARA 
器 ， 整 个 位 器 由 两 个 控制 系统 进行 监 
控 。 其 中 一 个 控制 温度 、 使 试 样 和 和 参 
比 物 在 预定 的 速率 下 升温 或 降温 ; 另 
TATIE MERS e a 
生 的 温差 ， 这 个 温差 是 由 试 样 的 放 热 
或 吸 热 效应 产生 的 。 通 过 功率 补偿 使 
试 样 和 参 比 物 的 温度 保持 相同 ,这 样 
就 可 从 补偿 的 功率 直接 求 算 热 流 率 。 

功能 基 团 ”fnetional poup 在 不 
辣 学 科 有 不 和合 合 义 。 在 色谱 分 析 中 是 
指 色 谱 坟 料 表面 功能 分 子 中 对 保留 起 
关键 作用 的 基 团 。 在 离子 色谱 固定 相 
中 ,功能 基 财 是 阴离子 或 阳离子 交换 
基 团 ; 在 反 相 分 配色 谱 中 ， 功 能 基 团 
主要 是 烷 基 。 在 生物 北 学 领域 ， 它 是 
指 一 个 生物 分 了 上 具有 特别 化 学 性 质 
的 原子 或 原子 基 团 。 

SEAT = mercury lamp HARA 
HISAR HST. RAAT EER 
灯 因 压力 增 宽 等 影响 小 、 可 辐射 出 线 
寅 小 的 明锐 谱 线 ， 在 索 外 区 和 可 见 区 
有 一 系列 波长 稳定 、 强 度 各 异 的 来 
钱 ， 常用 作 光 谱 仪 器 波长 标定 光源 以 
及 拉 坚 光谱 分 析 等 场合 。 高 压 和 超 高 
压 汞 灯 中 ， 因 谱 线 压力 增 宽 、 自 吸 增 
宽 严重 ， 所 以 尽管 发 光 强 度 大 但 详 线 


已 不 明锐 清晰 ， 通 常用 作 照 明光 浇 。 

Hie BE coprecipitation sep- 
aration method 指 利用 某 种 载体 沉淀 
HE- CE) 离子 积 尚 未 超过 其 溢 度 
积 或 处 于 饱和 亚 稳 定 状态 的 可 湾 物 质 
(SAK. HRA) 载 带 下 来 一 并 
沉淀 以 实现 这 些 【 种 ) 痕 基 组 分 的 
富 集 、 与 基 栖 和 干扰 组 分 分 离 的 一 类 
TERR. BRAK. FH, AWE 
*KYURE Pb" ， 若 在 水 中 加 人 适量 
的 Ca’* , Pho AD OE Na,CO,, 4 
生成 CaCO, 沉淀 时 ， 由 于 共 沉 淀 现 
Z., ARP 将 被 载 带 下 来 ， 用 
少量 酸 溶 和 解 所 得 沉淀 后 ， 可 实现 
Pb “的 测定 。 这 里 的 CaCO, 沉淀 称 
为 裁 体 或 共 沉 淀 剂 。 共 沉淀 剂 分 无 视 
和 有 和 机 共 沉淀 剂 ， 后 者 的 选择 性 较 
好 , 沉淀 径 灼 烧 可 方 使 地 除去 有 机 共 
沉淀 剂 。 

Ft SEAM co-precipitation FF 
称 为 请 发 沉淀 《induced precipitati- 
oj) 。 指 在 一 定 条 件 下 原本 不 会 形成 
沉淀 的 物质 在 其 他 物质 沉淀 过 程 中 被 
载 带 下 来 的 现象 。 共 沉淀 现象 的 产生 
原因 有 三 种 : ERDER., RHE 
和 和 包 藏 。 有 时 也 将 后 帝 证 【post-pre- 
cipitation} 现象 (主要 沉淀 物 沉淀 
后 ， 因 沉 流 剂 过 量 继 而 发 生 的 沉淀 现 
R) 包 合 在 鞭 沉 淀 现象 中 。 共 沉淀 
现象 将 对 沉 注 物产 生 污 染 。 但 亦 可 利 
用 于 疗 量 物质 的 分 离 和 富 集 。 参 见 鞭 
沉淀 分 高 法 条 。 

HERRE  coextraction phenom- 
enon 溶剂 伴 取 过 程 中 出 现 的 类 似 子 
共 沉 淀 的 现象 ， 即 某 种 原本 不 能 被 萃 
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取 的 物质 因 其 他 牧 质 被 举 取 而 被 同时 | 


茶 取 的 班 象 。 例如 ， 用 8- 基 基 唑 啉 有 
BLM SASS aS T H ES R 
HAE SPLAT, 2A 30% ~ 40% 
Spee EAT AER, mn EA RAT 


FORAGE TH, GRRRRR 


RK. AW. HKERRMS HL. 

规律 都 还 有 待 进一步 研究 。 
HHE conjugate effect 分 子 

FA PIS w 键 的 存在 而 引起 性 质 


改变 的 现象 。 共 思 效 应 使 体系 中 电子 | 
BEE Pit, CRAKE, EA | 


单 键 特性 ， 单 键 略 有 缩短 ;具有 双 键 
RE. MZ, RES RI 
MAM KR. 其 于 电子 的 离 域 能 增 


大 ， 使 其 双 键 的 特性 降低 ， 振 动 频率 
， 阁 气 向 管 壁 的 运动 。 册 光源 发 出 的 特 


降低 到 680cm, 

BH co-boiling rectification 
ARORA RE. 4K 
组 分 之 间 沸 点 相近 ， 或 形成 共 沸 物 
时 ， 用 一 般 精 愧 方法 难以 将 它们 相互 


分 开 。 若 向 该 体系 中 加 人 一 种 新 组 分 


( 称 为 共 沸 剂 )， 它 能 与 被 分 离 体 系 
PH ADT A SER Db 
REAR, ATS Fa Ah TTS 
SASH. AO BS 
FAT Pg. PR te ( BE AY 80. 8°C ) 
AO (BEAK 80. 2°C ) 沸 点 相近 , 且 混 
合 物 形成 沸点 为 77. 4 和 的 正 偏差 共 
BO, APE SH OGRA 
54:46 ,难以 用 普通 精 饮 法 将 革 和 环 已 
IT. AMER PMA AA 


MO 4564C), ENERO 


形成 二 元 正 偏差 共 沸 物 《沸点 为 


53.1C), Se By em | 


0. 746 摩尔 分 数 。 SE RS a 
SPR in SEB 

+ in SE resonance broadening 
RERA D AER. MARKAT 
之 间 的 碰撞 引起 的 变 宽 ， 引 起 的 强度 
分 布 类 似 于 洗 伦 兹 变 富 ， 但 不 引起 谱 
线 的 非 对 称 伦 和 分 布 极 天 的 位 穆 。 在 


， 通常 光谱 分 析 条 件 下 ， 分 析 原 子 流 度 


都 很 低 ， 共 振 变 宽 的 谱 线 宽度 Av, = 
10 om， 可 以 忽略 不 计 。 

ie} fs resonance monochrom- 
ator FAAS) 8770 RAR FAR 
特征 辐射 而 将 分 析 线 分 离 出 来 的 一 种 
室 心 阴极 灯 。 附 充 一 定 压力 的 情 性 气 
体 氢气 ， 用 灯丝 加热 空心 阴极 ,产生 
RMTEMRTRA, HIRAET 


Tih tt i ot BR FALSE, — RARR 
收 ， 和 通过 的 特定 辐射 进入 共振 单 色 
W, AATRE, TARER 
原子 由 高 能 级 回 到 基态 时 ， 消 各 个 方 
向 发 射 共振 荧光 ， 其 中 沿 光 源 光 轴 成 
直 角 方向 传播 的 共振 荧光 辐射 进入 检 
测 器 而 被 检测 。 如 下 图 所 示 。 共 振 荧 
光 辐 射 的 强度 与 吸收 的 特征 辐射 强度 
成 正比 。 采 用 与 光源 调制 频率 相 调 谐 
的 交流 放大 器 放大 检测 器 的 信号 ， 可 
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PATH BRA the A 85 +P AE a a 
于 扰 。 它 应 用 很 有 限 。 

共振 电离 光谱 法 resonant ioniza- 
tion spectrometry 是 一 种 超 痕 量 分 析 
的 方法 。 激 发 光源 或 其 他 形式 的 能 量 


GE SPAT ICH UR FERS ERE SUR 


aS, ROR ASIF SR a BI SEAS 
之 前 ， 可 以 从 同一 激发 光源 或 另 … 激 
ARBOR RE IR RT, MA 
Thy) AREF- AENT, 


其 响应 可 被 仪器 检测 。 如 果 原 子 是 从 | 
aH te, MAARE, 


离 光谱 ， 

HERRI BFA resonance 
Raman spectroelectrochemistry; RRSE 
SRE BIR AS bee 
的 一 种 研究 方法 ， 对 于 监测 电化 学 反 
应 产物 是 一 种 非常 有 用 的 方法 , CE 


| scattering 


活性 部 位 往往 接近 于 生 色 基 团 ， 所 以 
在 研究 生物 物质 的 结构 与 功能 的 关系 
时 ， 共 振 拉 曼 光 谱 法 十 分 有 用 。 
ike BS resonance Raman 
当 改 变 汶 光 的 激发 线 波 长 
并 使 之 接近 或 蕃 在 化 人 台 物 电子 吸收 光 
湛 带 内 时 ， 某 些 拉 曼 谱 带 的 强度 比 正 
Te AOS AS ALA gP 
现象 叫做 共振 拉 曼 效应。 利用 共振 拉 
虹 效 应 的 增强 效果 使 浓度 很 低 的 化 全 
物 也 可 以 获得 满意 的 拉 曙光 谱 。 
共振 瑞 利 散射 ”resonance Rayleigh 
scattering 当 散 射 光 频率 接近 或 等 于 
RI ITIR TERHERE, 
HARHAESA HR, KAAR 
称 为 共振 {增强 ) 瑞 利 散射 。 共 振 
瑞 利 散射 强度 在 一 定 条 忻 下 与 溶液 中 
散射 分 子 的 浓度 成 正比 ， 且 存 很 高 的 


光合 成 的 一 些 重要 反 褒 及 有 机 使 属 化 
会 物 研究 中 获得 良好 的 应 用 ， 该 法 特 
别 适 用 于 光电 化 学 领域 中 对 半导体 电 
极 的 研究 。 这 一 方法 的 应 用 实例 有 : 
RARER LSE S PSR 
Zn0 FAR RF CRE) 以 
及 TTF-TCNQ HR. RAMS ih 
极 的 表征 ， 以 及 欠 电 位 沉积 过 程 和 单 
分 子 层 和 修饰 电极 的 研究 。 
HIRERE resonance Raman 
spectrometry ” 当 改 变 激 发 线 的 渡 长 并 
使 之 接近 符 测 物 的 电子 酸 收 光谱 的 波 
长 时 ， 待 测 物 中 的 生 色 团 或 与 生 色 团 
相连 接 的 振动 被 有 选择 地 增强 ， 这 种 
区 别 于 正常 拉 受 光谱 法 的 研究 方法 称 
ASM EIA. BOERS H 
于 生物 化 学 的 研究 ， 因 为 生物 样品 的 


RER, TATH e p i A 
分 析 。 

HIRR resonance absorption 
基态 原子 吸收 特征 频率 人 射 辑 射 从 基 
TREA RR E OR AE AS et 
程 。 所 吸收 辐射 的 频率 对 各 元 彭 特 
fie, 取决 于 该 元 素 的 不 子 结构 ， 共 振 


| 吸收 产生 的 谱 线 ， 称 为 共振 吸收 线 。 


在 原子 吸收 光谱 中 ， 基 于 共振 吸收 线 
的 吸收 强度 进行 定量 分 析 。 

Jik resonance line 原子 中 电 
TERR SMES HARRE E 
HER. EMR SABES BK 
迁 产 生 的 谱 线 ， 称 为 第 一 共振 线 ， 习 
TRE ICH. EMBRAER IE, 
最 易 被 激发 ， 是 元 素 最 强 的 谱 线 和 最 
灵敏 的 分 析 线 。 在 原子 吸收 光谱 分 析 
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中 ,基态 原子 吸收 来 自 辐 射 光源 
《最 常用 的 是 空心 阴极 灯 ) HHR 
射 ， 茎 迁 到 第 … 诉 发 态 ， 产生 共振 吸 
eee, AM Bs PRS BE CAE FT aE at 
SH. ERP RIES HP ab 
i — BCR AS ASF BRERA, PAE 
共振 发 射线 ， 它 最 常用 于 光谱 定性 分 
析 和 痕 量 元 素 的 光谱 定量 分 析 。 

共振 效应 resonance effect FREK 
HST CI. MEL. 4P. RRR E 
Wa TAR AE 1690em~', Bb FR 


基 的 低 波 数 区 。 这 是 由 于 其 中 介 北 应 | 


而 降低 了 内 基 的 疫 键 性 ， 因 而 吸收 频 
率 疝 低 访 数位 移 。 
GQ Q7 
radon, e- RN, | 
FEHR SE resonance fluorescence 
原子 或 分 子 被 激发 到 高 能 级 以 后 ， 不 
经 过 弛 歼 直 接 返 回 基态 所 发 出 的 光 ，。 


由 于 没有 了 能量 栅 失 ， 因 此 共振 菊 光 的 
波长 与 激发 波长 相同 。 当 在 激发 后 能 
级 上 的 弛 珠 时 间 与 自然 发 射 寿 命 相 同 
或 比 自然 发 射 寿命 长 时 、 共 振 荧光 的 
强度 大 。 一 般 多 在 低 压气 态 的 原子 或 
分 子 中 观察 到 共振 葡 光 。 用 于 超 音速 
喷气 机 中 分 子 的 高 分 辨 率 分 光 测 定 以 
及 诱导 硬 合 高 频 等 离子 体 分 光 
分 析 等 。 

共 握 原子 黄 兆 resonance atomic 
fluorescence JR ARUN SR EG 
发 射 相册 波长 的 辐射 ， 产 生 共振 原子 
荧光 。 芳 原子 经 热 激发 处 于 亚 稳 态 ，| 
再 吸收 辐射 进 --- 步 激发 ， 然后 再 发 射 
相同 波长 的 共振 荧光 ， 此 种 共振 莹 光 
RAS, AEA 


Ao 不 存在 中 间 能 级 ， 没 有 其 他 类 
型 的 获 光 同时 从 同一 激发 态 产 生 ， 才 
能 产生 共振 原子 荧光 。 如 图 。 


1 
Q 
一 起 源 于 基态 的 共 插 紫光 ; 
8B 一 热 助 共振 荣光 
海道 效应 channel effect “4 FLA 
射 前 很 小 的 离子 东 射 向 单 晶 样 品 时 ， 


| SORE, ROBART 
| 好 处 在 最 表层 的 原子 下 面 ， 使 基体 散 
| 射 离子 流 大 大 降低 的 现象 。 沟 道 效 应 


能 提供 晶体 结构 信息 。 

TAPE HER Gooch crucibles ”一 种 
ARRAS Boe. a 
F. HHRUERR AHL, BEE 
持 玻 瑰 过 滤 膜 ， 过 滤 膜 能 处 理 细微 的 


沉淀 物 。 
> 


ej 
TERRA ELEA 
LEHA 
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HRE Guoy balance MIES 
磁性 体 的 磁化 率 Or) 和 磁化 强度 
(M) 的 装置 得 与 通常 的 磁 AE 
(SEBERT) BM. MKA 
YHH H. WRA, HARE 
2 ACRE eA E R PRE 
HR Pe Ao ee. mA am 


ATES, TT WR | 


BEE LY y, 周围 介质 的 磁化 
Ria’, Fe S, MP 


Bm EE HT (>) -x 


SH = (Thm. Ak, HAA 


FBI. eA RRS 
RIBAK. WERN, WETEA 
HEEP., RARR EN 
影响 进行 蜂 正 。 

SAME RA gilutamic_pyru- 
vic transaminase sensor; GPT 将 再 酮 
酸 趟 氢化 酶 固定 于 转换 器 而 制 成 的 传 
感 器 ， 可 用 村 测定 党 再 转 气 酶 ， 广 泛 
用 于 临床 鉴定 病毒 性 肝炎 。 

骨架 振动 skeletai vibration AS 
原子 分 子 中 的 骨架 作为 整体 所 产生 的 
振动 。 它 又 本 分光 伸缩 骨架 振动 ， 如 
芳香 族 化 合 物 的 芋 环 骨架 做 周期 性 缩 
放 运 动 - 呼 吸 振动 等 和 弯曲 骨架 振动 ， 
如 直 链 烷烃 碳 狂 骨架 做 周期 性 的 裙 皱 
式 的 弯曲 运动 配合 物 X 一 M 一 X 
CX 是 配 位 基 ， 十 金属 ) 中 的 mw 
和 yun IPR ERRER. 

国定 化 酶 immobiiized enzyme 通 
过 吸附 、 键 合 、 交 联 或 包 埋 等 方式 将 


游离 酶 辣 定 十 某 介质 上 或 其 中 ， 以 提 
高 酶 分 了 的 利用 率 、 简 定性 和 
机 械 性 - 

Æ stationary phase ”村 色谱 
或 平板 色谱 中 距 起 分 离 作 用 又 相称 动 


| 的 那 一 相 。 固 定 相 的 选择 对 样品 的 分 
| 离 起 善 重要 作用 ， 有 时 甚至 是 决定 性 


的 作用 。 不 间 类 孝 的 色谱 采用 不 同 的 
固定 相 ， 如 气 - 辐 色谱 的 固定 相 为 各 
种 具有 了 吸附 活性 的 固体 吸附 剂 ; 气 - 
液 色 谱 的 固定 相 吓 载体 表面 涂 汗 的 同 
定 液 ， 液 相 色 谱 中 的 固定 相 为 键 合 各 


| 种 化 学 基 团 【如 十 八 烷 基 》 BREE 


i 小 球 ， 离子 交换 色谱 中 的 固定 相 为 各 
磁场 五 ， 浏 出 样品 所 受 力 ， 就 可 确定 | 


种 离子 交换 剂 ， 排 阻 色谱 中 的 固定 相 
为 各 种 不 同类 型 的 砂 胶 等 等 。 参 见 国 
定 牙 条 与 载体 条 . 

固定 液 stationary liquid ZH 
ie CAMARA) P, Mi 
膜 状 涂 渍 在 载体 表面 作 固定 相 起 分 离 
作用 的 那 野 液体 。 略 定 液 主 要 是 由 高 
沸点 有 机 物 组 成 ， 对 固定 液 的 要 求 
E: 在 操作 温度 范围 内 其 燕 气压 爸 、 
热 稳 定性 好 、 化 学 稳定 性 好 、 不 与 被 
分 析 组 分 发 生 北 学 反应 、 对 被 分 析 组 
分 有 较 大 的 溶解 度 、 选 择 性 高 、 在 使 
用 温度 下 旺 液态 。 在 开口 管 柱 中 ， 则 
将 固定 液 直 接 以 薄膜 状 涂 于 管 壁 。 气 
相 色 谱 的 固定 液 种 类 很 多 ， 傅 照样 品 
分 子 和 固定 液 分 子 的 结构 、 极 性 以 及 
相 所 作用 力 的 类 型 来 选择 合适 的 
固定 被 。 

固定 液 的 相对 极 性 relative polari- 
ty of stationary liquid [A] READER tE 
是 相对 于 极 性 的 8, 2'- ARR AE 
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REHAB. AKAM 


是 ， 首先 规定 强 根性 的 B» B-A CA i 
水 平 效应 从 统计 上 去 推断 谅 因 素 未 经 


FARR EH 100, SUE IER TE R 
PERKS, Keke 
SABIE TSE AIRED ETE LER 
性 柱 、 非 航 性 柱 及 被 测 固 定 液 柱 上 分 
别 测 定 共 相 对 保留 值 的 对 数 ， 再 用 下 
列 会 式 计 被 测 国定 液 的 相对 极 性 Py 
p, -100 - Ot = Bx? 
#1 一 号 > 

AP, g AT AB AIE SEB, B'- 
AAR Eb AoA RS E E EL A EK 
& AT AE THEA BE 
的 相对 保留 值 的 对 数 ; gx HJ Z 
ALTE T Ge fe RN Oe AE EE 
MERKTA OL LE ARES. 

EERE stationary liquid polar- 
ity RIERA E AE 


力 的 参数 ， 可 用 溶质 的 保留 性 能 来 描 | 
lution NMR 大 态 物 质 的 侦 极 - 侦 极 相 


述 。 选 用 -… 组 沸点 柑 近 极 性 不 同 的 典 
型 化 会 物 ， 测 出 在 某 种 固定 液 及 标准 
非 极 性 固定 液 上 保留 指数 欧 差 值 
《am ， 以 此 差 值 作 为 该 固定 液 极 性 
的 量度 ,通常 是 以 罗 秆 那 德 (Rehr- 
schneider) 和 麦克 雷诺 (MacRey- 
noid) 常数 来 表征 ， 常 数值 越 太 ， 极 
ERIR., MARL, EERS. Hiin 
FEHR) MacReynold 常数 为 0， 它 
可 作为 标准 非 极 性 固定 液 。 参 见 固定 
滚 的 相对 极 性 条 。 

BEAR fixed factor 其 水 平 可 
以 完全 称 制 的 因素 。 在 分 析 测 试 中 ， 
HARE, RARE, KERE, E 
BETIS alae PR, MEAK 


所 做 出 的 结论 ， 只 适用 于 已 试验 过 的 
因素 水 平 ， 而 不 能 从 已 试验 过 的 因素 


试验 的 其 他 水 平 的 效应 ， 

固体 表面 化 学 发 光 。 solid surface 
chemiluminescence ”发生 在 团体 表面 
的 化 学 发 光 现 象 。 亦 可 证 指 发 生 在 
国 - 液 界 夯 和 固 - 气 界 面 的 化 学 发 光 现 
象 。 固 - 液 兴 闸北 学 发 光 的 一 个 典 更 


| PAT BS TL ES eM eS 


时 ， 多 孔 娃 表面 产生 的 化 学 发 光 现 
象 ; 男 - 气 界面 的 化 学 发 光 通 常 发 生 
在 具有 催化 活性 的 固体 材料 表面 ， 如 
一 氧化 碳 在 二 氧化 针 表 面 作用 时 果 观 
察 到 强烈 的 化 学 发 光 现 象 。 

固体 电解 质 solid electrolyte {ff 
于 熔点 温 庆 下 具有 离子 学 电 性 
的 物质 。 
固体 高 分 辨 NMR solid high reso- 
互 作 用 ， 核 电 四 极 矩 相互 作用 ， 电 四 
极 矩 与 晶 格 中 电场 的 作用 ,固态 牧 质 
内 部 的 自由 电子 对 核 的 作用 ， 北 学 位 
移 的 各 向 异性 作用 ， 核 自 旋 灶 合 时 各 
向 异性 作用 等 导致 固态 NMR 谱 宽 极 
宽 ， 尼 虽然 码 茂 着 各 种 丰富 的 邯 子 内 
及 分 子 间 的 相互 作用 的 信息 ， 但 难于 
分 析 。 为 此 采用 鹿角 旋转 、 多 脉冲 、 
RRR. BIRER, STR 
E. WRASSE, 或 者 将 它们 结 
全 起来， 可 以 相当 有 效 地 抑制 上 述 增 
宽 因 子 ， 获得 固体 高 分 辨 NMR 谱 ， 
其 谱 线 接近 村 液体 或 溶液 状态 的 
NMR 谱 线 线 宽 ， 便于 获取 固态 物质 


平 变化 引起 试验 指标 的 变化 ， 由 试验 | 的 内 部 结构 信息 。 
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Elf MSE REE solid-sub- 
strate room temperalure phosphorimetry ; 
SS-RTP Æ i BEG OTK — FP. 
微 升级 试 样 点 在 滤纸 或 层 析 基质 、 固 
体 盐 粉 末 等 固体 基质 上 ， 用 适当 的 方 
式 干燥 ,使 得 硫 区 体 被 强烈 夹 持 在 基 
质 上 以 保持 刚性 ， 然 后 将 基质 固定 在 
样 项 架 上 进行 RTP WR. AE 
的 选择 、 预 修饰 和 人 处理、 奸 部 重 原 子 
效应 等 ， 常 可 显著 改善 测量 的 灵敏 度 
和 选择 性 。 

国体 激光 器 ”salid laser 采用 固体 
材料 作为 工作 介质 的 油光 器 ， 主 要 有 
RAMI. BAMBARA 
(YAG) BGG. Be HR OH 
等 。 这 类 激光 器 的 特点 基 输 出 功率 
me, EEVT MEL. 

固体 进 样 器 «solid sampler Fi 
体 试 样 引 人 原 子 化 器 的 装置 。 在 原子 
吸收 光谱 法 中 ， 一 种 方式 是 用 各 种 进 
样 器 将 固体 试 样 直 扰 引入 原子 化 器 
中 ; 另 一 种 更 常用 的 方式 是 将 固体 试 
FERC ARP, FASE E 
BSL, Be Ree 
广 人 石墨 炉 内 。 在 原子 发 射 光谱 法 
中 ， 固 栖 试 样 可 以 作为 电 统 、 电 火花 
和 灵光 放电 光源 的 电极 ， 通 过 燃 弧 和 
阴极 溅 射 将 固体 试 样 引入 原子 化 器 
中 ， 也 可 以 将 固体 试 样 制 成 县 泽 液 用 
等 化 方法 引信 等 离子 体 中 ， 或 者 用 其 
他 方 靶 如 电热 蒸发 法 、 激 光 烧 蚀 、 直 
接 插 人 等 将 固体 试 样 引入 原子 
化 器 中 。 

Eik NMR i solid NMR ”固态 物 
上 质 中 各 核 之 间 的 磁 偶 极 相 互 作用 ， 核 


的 电 四 极 给 之 向 相互 作用 、 它 们 与 唱 
格 中 的 电场 的 相互 作用 ， 固 寒 物质 如 


| 金属 中 的 自由 电子 对 核 的 作用 等 是 固 


体 NMR 中 的 主要 作用 ， 决 定 了 谱 线 
的 形状 和 谱 线 的 型 分 情况 。 固 体 核磁 
共振 谱 谱 线 的 线 宽 远 大 于 液体 谱 。 如 
水 中 质子 的 线 宽 为 0. He, OK 
子 线 宽 则 达 40 Hz。 分 析 谱 线形 状 与 


| Ss, 可 了 解 上 述 各 种 相左 作用 的 性 


奈 ， 进 而 研究 品 体 的 结构 、 分 子 的 结 
构 、 轿 体 中 的 内 旋转 、 唱 体 的 相 变 及 


| 体系 中 的 自由 电子 的 状态 等 问题 。 不 
| 过 月 前 已 采用 了 许多 特殊 技术 使 固体 


NMR 谱 中 的 多 种 作用 因素 简化 而 法 
到 近 于 液体 NMR 谱 ， 这 就 发 展 成 固 
体高 分 辩 NMR, Gl CEE te i oe ae 
熔化 过 程 中 车 发 生 分 子 铺 构 变 化 未 


| 能 找到 合适 溶剂 的 物质 都 必须 用 固体 


NMR 法 进行 研究 。 固 体 NMR 谱 仪 要 
求 可 观测 谱 宽 极 宽 , 发 射 脉 串 强度 及 
辐射 脉冲 强度 极 强 ， 远 超过 研究 液体 
谱 谱 仪 的 要 求 。 

Sh SRE RBM solid sup- 
ported bilayer lipid membrane X # A 
HE M BEAR R (self-assembled bi- 
layer lipid membrane), ff] k s-BLM。 
是 以 国体 金属 ， 通 常 为 钵 和 不 锈 铀 为 
SRB me SAA 

HÆ solid phase extraction; 
SPE ”一 种 由 液 因 华 取 和 柱 色谱 技术 
相 结 合 发 展 起 来 的 试 样 预 处 理 技 术 ， 
主要 用 于 制备 试 样 。SPE 是 一 个 柱 色 
谱 分 离 寺 程 ， 其 分 离 机 理 、 画 定 相 和 
溶剂 的 选择 等 方面 与 高 效 液 相 色 溢 
(HPLC) 有 许多 相似 之 处 ,但 SPE 


柱 的 填料 粒 径 ( > 40pm) 要 比 
HPLC HR RIZ (3 ~ 10pm) A. FF 
是 ， 所 以 杆 效 比 HPLC 低 得 名 (一 个 
SPE 柱 仅 能 获得 10 ~ 50 HHR), N 

用 于 分 离 保 留 性 质 差 曾 很 大 的 比 侣 
Ho HPR- ER, SPE 的 优点 
是 : (1) 分 析 组 分 回收 率 商 ; (2) 
分 析 组 分 与 干扰 组 分 分 离 更 有 效 ; 
(3) 不 需 使 用 起 绅 溶剂 ， 有 机 溶剂 
AB; (4) 能 处 理 小 体积 试 样 ; 
(5 无 相 分 离 操作 ， 易 收集 分 析 物 
馏分 ; (6) 操作 简便 省 时 ， 易 自动 
化 。SPE 二 要 用 于 : (1) 去 除 干扰 
组 分 ; (2) WIR; G) 改 
变 试 样 蒂 剂 ， 使 与 分 析 方 法 相 匹 配 ; 
(4) 原 位 往生 ; (5) 试 样 脱盐 ; (6) 
特殊 试 样 的 依存 和 运送 。 市 售 SPE 


产品 主要 有 SPE 管 、SPE 秀和 固 相 微 | 
| 液 膜 的 石英 纤维 插 人 水 溶液 或 气体 


ER 

EAHA solid spectropho- 
tometry ”利用 册 相 载体 (离子 交换 树 
IE, MIREA R. ERRE) 
对 待 测 组 分 进行 分 离 、 富 集 并 在 固 相 
载体 上 显 色 ， 随 后 直接 测定 周 相 吸光 
度 以 确定 待 测 组 分 含量 的 一 类 光度 分 
析 方 法 。 方法 简单 、 快 速 、 Re 
En HETER. fin, TAHE 
JSUA TUE" 4) A ERE Au{ 页 ) 并 
FWRKERRAEH, REAR 
定 泡沫 塑料 上 Au( TL) -pitt R 
REE., BP ADAGE tH RR eA 
量 。 团 相 分 光 光 庶 法 还 可 应 用 于 商 效 
该 相 色 谱 和 芒 动 注射 分 析 中 . 亦 扣 与 


光 导 纤维 构成 传感器 。 利 用 导数 技术 | 


或 双流 长 技术 可 降低 或 消除 背景 


的 影响 : 

固 相 扩散 solid diffusion FAM 
AA EER AD SP Te DAA St 
E. ERM ADE, AER 
扩散 中 的 阻力 〈 传 质 阻力 ) 是 引起 
色谱 谱 带 展 宽 的 因素 之 - -。 

EHARA solid phase micro-ex- 


- traction; SPME 20 世 加 9 年 代 初 发 


展 起 来 的 PHAR RRR, È 
BRP CRW) MER 
BY ORRO 平衡 ， 利 用 分 析 物 对 活 
性 固体 表面 ( 培 柄 石英 纤维 表面 的 
RE) 的 吸附 CORK) 作用 而 实现 


:分离 、 富 集 的 方法 。 试 样 被 纯化 、 富 


集 后 可 与 各 种 分 析 方 法 相 结合 ， 特 
HATA Le. MHARE 


: PRT AEPE A ORE, AE 


EREEREER RA N a FA 


TARE. MAAT ye ET E 


| 的 涂 层 上 ， 经 过 一 定时 间 ， 待 在 因 
| 相 涂 层 和 水 溶液 酚 相 间 的 分 配 达 平 
| 衡 后 ， 直 接 将 纤维 播 人 气相 色谱 的 


进 样 口 进行 热 脱 附 ， 然 后 进行 气相 
色谱 分 析 ; 顶 空 固 相 微 芥 取 法 是 将 


| 涂 有 高 分 子 因 相 液 膜 的 石英 纤维 停 


We EE RE EA SE, 
这 是 一 种 三 相 芋 取 枉 系 ， 要 达到 
气 、 被 、 因 三 相 的 分 配 平 衡 。 由 于 
不 与 试 样 直 接 接触 、 避 免 了 试 样 基 
体 于 扰 。 男 相 微 烷 取 分 离 法 是 一 种 
通用 型 样品 处 理 方法 ， 几 乎 适用 于 
各 类 样品 ， 可 用 于 环境 污染 物 、 农 
药 、 食 师 及 生物 物质 的 分 离 与 窗 
集 。 固 相 微 区 取 装 置 参 见 下 页 图 。 


EH FAREI 
zE H 
mM , 
RTEA KE / 
拉 储 弹 税 | 注射 针管 
EHRM | 
ETHER 
4 


IRATI THE 


EW eH EBS solid phase 
fluorescence immunoassay H F [i AY 
抗体 和 抗原 反应 ， 经 清洗 除去 干扰 杂 
质 后 ,测定 抗原 抗体 结合 物 的 发 光 
强 讼 的 免疫 分 析 法 。 采 用 单 克 隆 抗体 
的 固 相 法 是 免疫 测定 法 的 一 个 最 新 发 
展 。 具 体 的 测定 方法 如 下 : (1) 抗 
体 《 专 一 的 免疫 球 蛋 品 ) 吸附 于 玻 
现 纤 维 约 上 ， 形 成 固 相 抗体 ; (2) 
将 样品 { 含 待 测 药 物 的 病人 血清 ) 
加 在 图 相 抗体 上 ， 样 品 中 抗原 ( 药 
物 ) 与 抗体 产生 反应 ; (3) 向 固体 
Sit PE ARGUE (或 用 荧光 性 
合 物 标记 抗原 ) IRA FR 
一 段 时 间 ， 使 钥 标 抗原 与 未 结合 的 抗 
KAS: (4) 加 入 底 物 洗 脱 液 ( 
如 4- 甲 基 锌 形 酮 ) ， 从 反应 区 洗 除 病 
人 血清 蛋白 和 游离 抗原 ， 同 时 与 酶 标 
结合 物 反 应 产 竺 荧光， 测量 反 应 区 发 
Jie BE 

al EE AR 


solid-liquid extraction 


亦 称 选择 性 溶解 ， 将 固体 (或 液态 
金属 ) 样品 中 的 基体 或 待 测 痕 量 元 
RAPHE Pid SA, Pa, TE 
待 测 首 量 元 素 的 选择 性 溶解 中 ， 要 求 
待 测 痕 量 组 分 在 所 选 溶剂 中 是 可 溶性 
A, TORE AP, Aa eR t 


| pace '~ng: g 级 的 Cd, Co, Fe, 


Tl 和 Zn 等 杂质 ， 可 用 热 的 0. 2mol - 
L :HIO.0smol - L'LL WRA, HE 


| 体 链 不 次 解 ， 而 这 些 待 测 痕 量 组 分 在 


An GE A He By APE. 

EAR intrinsic viscosity MEK 
RAE, 2S -高 分 子 特 有 的 ， 与 
FRET KAA BHA. 

BAH] function group MEDGE 
图 。 有 机 分 子 结构 中 能 反映 出 特殊 性 
REF RISA. A, AAE 
一 NH, WETHER. ABAE 
一 和 N 一 N 一 的 化 合 物 显示 颜色 等 。 

BREE SHS functional group 
retention index 在 气相 色谱 中 ， 通 过 
研究 保留 指数 随 分 子 结构 变化 数据 ， 
证 明 果 组 分 与 入 生物 的 保留 指数 间 有 
近 填 恒定 的 差 人 入， 可 用 于 标志 园 定 液 
的 特征 ， 并 用 作 定 性 分 析 的 初 
步 分 类 。 

富 能 团 频率 区 function group fre- 
quencies 上 反映 分 子 中 基 团 特征 振动 
频率 的 波 数 区 。 这 一 区 域 为 4000 - 
1300cm"', 官能团 的 鉴定 主要 在 该 
区 域内 进行 。 

B W HAEN functional group 
chromatogram; FGC 是 重建 色谱 图 
的 -一 种 ,由 Coffy A BE at, Nicolet 
公司 建立 的 一 种 色谱 图 显示 技术 。 它 
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ERF 


是 在 GC/FTTR EX PLR P RIE Bb 
EHR. 计算 机 对 整个 色谱 过 程 中 的 
每 一 个 干涉 图 到 512 个 数据 点 进行 快 
PRTG EB Ot AE ea, 经 过 相位 校 于 
后 ， 特 所 得 单 光束 的 光 i BRRL A 
RARR ot HE RKF RS EER 
In, BIDAIEN H 32em A ie 
Bl. HEREN AGEE 
范 赎 的 窗 11 对 光谱 进行 各 分， 计算 光 


谱 的 吸光 度 ， 再 将 结果 通过 绘图 仪 在 | 
| 大 : 完 栈 … 般 可 采用 威廉 逊 醚 合成 法 


ATA SATA, MARAE 
SOB RICE ER, BAEK 


ABH ARTHAS | 
FO. CATR RS OR i 


1.2s 左右 ， 可 与 下 一 数据 组 的 采集 
同时 进行 。 操 作者 在 设 定 窗口 时 ， 需 
葵 惠 某 官能 团 或 结构 的 特征 红外 吸收 


范围 。 当 该 窗口 的 图 上 出 现 色谱 峰 ， 


时 ， 该 峰 代 表 的 化 合 物 就 可 能 含有 与 
此 吸收 范围 相关 的 官能 团 。 这 种 情 沈 
相当 于 色谱 分 本 中 的 选择 性 检测 器 或 
质谱 的 选择 离子 检测 ， 从 图 圭 就 可 以 

广 解 样品 组 分 的 化 学 结构 入 息 ， 国 此 
也 称 为 化 学 图 . 

冠 硫 醇 
原子 全 部 以 硫 原子 取 已 得 到 的 化 合 
H. RARER), HETEL 
SRRTRANM. BERBA CHR 
EAF. PEBER 
过 渡 金 属 的 重要 主体 分 子 。 

ER crown ether 1967 年 由 Ped- 
erson 发 现 ， 是 PREM, — 
为 无 色 低 增 点 国体 ， 含 苍 环 的 冠 醚 难 
ETKILER, BOAT ORR, 
PUA ME, A RE RAS 


| 
| 


AT {证 要 是 金属 阳离子 ) 的 重要 
特性 .电子 供 体 的 毛 原 子 使 向 个 环 成 
为 具有 多 请 合 点 的 配 体 ， 可 以 将 金属 
AY. AILAS FETE. W 
18- 冠 6 BSA 6 PMT HY 18 元 


: 环 ， 环 的 尺寸 与 K* 的 离子 半径 匹 


配 ， 估 此 对 其 有 较 高 的 亲 和 和 性 ， 与 之 
形成 皇冠 状 络 合 物 。 由 主 冠 柄 与 金属 
离子 形成 了 离子 - 侦 极 配 位 络 合 物 ， 
iki Se Fag ER OE AY LPF es EA 


制 取 ， 在 有 机 合成 中 常用 作 相 转 移 催 
化 剂 等 ， 冠 醚 及 其 各 种 修饰 冠 醒 是 金 
Ra FORE SPR, 
AMEH crown ether atationary 
phase x) REG PA p A ot BE i H AD E 
FM. HRB. BOW 
ARAME EH 
观测 值 observation 
测定 所 得 到 的 样本 值 。 
SSR wall effect 色谱 柱 的 管 
壁 对 溶质 随 流 动 相 迁 穆 时 所 产生 的 柱 
管 中 央 和 和 边缘 部 分 流速 不 -~ 致 的 效 


通过 测量 或 


应。 在 空心 毛 绍 管 柱 色 谱 “中 ， 由 于 管 
thiacrown ”和 将 冠 本 中 的 氧 : 


壁 效应 而 使 流动 相 产生 流 型 扩散 亦 即 
径 向 扩散 .结果 造成 区 域 的 扩展 。 在 
填充 柱 色 谱 中 ， 由 于 气流 流动 无 规 
律 ， 因 此 管 辟 效 应 不 其 明显 。 在 高 效 
波 相 色谱 柱 中 ， 由 于 流动 相 具 有 较 大 
的 茜 度 系数 ， 因 而 管 辟 效 应 显得 较为 
严重 。 为 减少 管 壁 效 应 的 影响 ， 订 对 
色谱 柱 材料 进行 选择 和 对 其 内 壁 进 行 
各 种 处 理 、 参见 流 型 扩散 条 ， 区 域 扩 
RR. 

F OF Fit 


tube-wall atomization 
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IAT OR ETE at BrP — Fhe BU TAE 
MS Aa. HH eT oe 
上 ， GB Piss SHR Rae, A 
过 电极 向 石墨 管 供电 ,石墨 管 作为 电 


蛆 发 热 体 发 热 升温 ， 被 测 元 过 化 合 物 j 


自 管 壁 蒸发 ， 解 离 和 原子 化 。 

WEF quality management sample 
又 称 为 质量 控制 样 。 为 确定 分 析 测 量 
中 的 不 确定 度 、 用 于 日 常 例 行 分 析 质 
量 控制 与 管理 的 样品 。 等 理 样 既 可 以 
是 不 同 级 别 的 标准 物质 ， 评 可 以 是 本 
部 门 或 本 单位 傅 制 的 、 用 准确 方法 测 


定 了 其 特性 基 值 ， 并 经 本 部 门 或 本 单 


位 计量 管理 机 构 批准 的 用 于 日 常 例 行 
分 析 质 量 控制 的 样品 。 

管 式 炉 和 裂解 器 tube furnace pyro- 
lyzer BRAHAM, H 
EERIE TERA AO 
管 ， 当 管 中 温 度 达 到 平衡 温度 时 ， 将 
盛 有 被 测 样 品 的 铂 舟 送 入 炉 管 内 进行 
裂解， 裂解 产物 由 载 气 带 人 色谱 柱 、 
检测 器 和 记录 仪 ， 得 到 裂解 指纹 图 ， 
这 种 裂解 器 的 优点 是 平衡 温度 连续 可 
W. 易于 控制 和 测量 热 解 温度 ， 适 用 
于 不 同 物 态 样品 。 其 缺点 是 死 体 积 
大 、 温 度 主 升 时 间 长 、 加 热 区 宽 、 二 
次 反应 较 突 出 。 

ERAM graphite tube burner 
一 种 将 试 样 放置 在 石 黑 管内， 电热 升 
尝 使 试 样 蒸发 和 转化 为 自由 原子 的 高 
诅 炉 ， 是 应 用 最 广 的 一 种 电热 原子 化 
器 。 商 品 仪 器 中 采用 的 石墨 管 漂 子 化 
器 包 为 马 斯 曼 井 高 温 炉 ， 是 1968 年 
首先 由 马 斯 最 (H. Massman) 提出 


| 管 有 普通 石墨 管 、 


PRE 1 Be 
Shi Sh. HRASARRBoS 
管 及 衬 金 属 石墨 管 等 。 参 见 马 斯 时 高 
温 炉 条 。 

灌注 色谱 法 perfusion chromatogra- 
phy ARRA OC A 
法 ， 主 要 用 于 各 种 有 机 、 生 化 物质 的 
分 离 与 纯化 。 荡 广 色 详 填 料 为 高 分 子 
微 球 ， 球 的 内 部 分 布 着 两 种 孔道 ， 一 
种 是 贯穿 整个 颗粒 的 特大 孔 ， 称 为 贯 
HIRM, HEE 600 ~ 300nm; 
另 一 种 是 连接 这 些 特 大 孔 的 较 小 的 
扎 ， 称 为 扩散 乱 或 连接 孔 。 普通 色谱 
填料 只 有 扩散 孔 布 无 贯 道 孔 ， 传 质 方 
式 是 溶质 从 填料 的 外 部 遂 过 扩散 进入 
RAR. MERE ERE BF 
质 可 无 组 力 地 进入 其 通 礼 ， 优 点 是 深 
质 在 质 通 孔 肉 流动 相 中 的 传 质 阻 力 大 
大 减 小 ， 其 传 质 速 度 要 比 普通 色谱 该 
料 快 1 个 数量 级 。 因 而 柱 效 与 分 离 速 
度 同 时 大 幅度 提高 。 据 报道 ， 洪 注 色 
详 用 于 泰和 和 分离， 线 速 可 达 每 小 时 数 
十 米 。 

灌注 色谱 填料 perfusion choma- 
tography packing 又 称 流通 粒子 。 是 
AAR KR, RARE AA 
KDA PR tA, KFL 600 ~ 
800nm AY “BTL”, DILE 80 ~ 
150nm 的 “扩散 筷 ”， WL MAE 
AE ith A BE BR hb BE SF OS U i. 
动 ， 从 而 如 快 填料 内 的 传 质 过 程 ， 克 
最 了 全 才艺 硅 胶 填 料 孔 径 小 的 缺陷 。 
JES BPA differential 
scanning photocalorimetry 在 程序 控制 


的 。 作 为 石 黔 沪 原子 化 器 使 用 的 石墨 | 温度 下 ,用 光照 射 试 样 测量 输入 到 试 
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样 和 参 比 物 的 功率 差 和 温度 关系 的 一 
种 技术 。 该 法 是 测量 试 样 在 紫外 线 或 
可 见 光 眼 射 下 的 光化学 反 谱 。 所 采用 
的 光学 系统 质量 较 高 ， 光 源 稿 定 ， 辐 
Hi —, wA RK EMA 200 -~ 
600om, # t Ha A ER 
(DSC) 相 和 连接。 该 法 可 对 光敏 材料 
的 光 稳 定性 、 光 化 学 反应 、 光 裂解 和 
光 固 化 反应 等 进行 研究 ， 

36 
播 时 所 经 过 的 几何 路 径 长 度 (1) 与 
该 介质 对 此 波长 所 具有 的 折射 率 
《ah HRR, BRAS, BP Lal, 
因为 同一 介质 对 不 同 频率 【波长 ) 
的 光 基 有 不 同 的 折射 率 ， 所 以 光 程 与 
区 频率 {波长 ) 有关, 不同 频 举 
CRE) 的 光 通 过 则 一 几 和 柯 路 径 时 光 

光 导 纤维 光学 传感器 ”fiber-optical 
sensor 艾 称 为 光 极 【optode 或 
optrode} 。 人 入 射 光 通过 兴 导 纤维 的 … 
fe FOURS 一端， 基 
于 被 测 组 分 的 存在 或 其 与 装 于 该 端的 
固定 化 试剂 间 的 相互 作用 ， 通 过 监测 
由 此 引起 的 出 射 光 的 光 贤 收 、 光 反射 
现 竺 测 组 分 的 定量 测定 。 大 到 D 可 分 为 
光度 传感器 利 化 学 传感器 两 大 类 ， 它 
RER YN, 皇 面 的 两 个 分 枝 分 别 
用 于 入 射 和 出 射 光 ， 下端 (探头 部 】 
与 试 样 洲 液 接触 。 光 导 纤维 管 由 国 简 
形 表 层 和 园 性 形 芯 组 成 ， 因 芯 的 折射 
率 大 于 表层 ， 光 线 以 全 反射 方式 在 芯 
内 向 前 传输 。 可 根据 需要 选择 由 玻 
璃 、 石 英 或 高 分 子 材料 制 成 的 光 导 纤 


维 。 该 传感器 具有 抗 电 磁 、 抗 禾 波 的 
能 力 ， 可 置 于 高 温 、 高 压 ， 强 电磁 
场 、 易 燃 、 易 爆 和 放射 性 环境 ， 易 于 
实现 多 组 分 的 同时 导 测 ; 可 将 探头 作 


| 得 很 小 很 细 ， 直 接 插入 人 或 动物 活体 
组 织 内 进行 连续 的 监测 等 优点 ， 在 化 


optical path AES Me fe | 


学 、 生 物 和 环境 等 领域 都 有 广阔 的 应 


用 前 景 。 


AES reflection of light 3646 
折射 率 为 = 的 介质 中 传 福 遇 到 另 一 种 
折射 率 为 n Ate BT, CER ASP 
质 的 分 界面 上 会 发 生 反 射 ， 其 传播 方 
向 发 人 生变 化 。 反 射 区 方向 莹 循 反射 定 


| 律 : 反射 角 等 于 人 射 角 ， 反 射 光线 、 


人 入射 光线 与 人 射 点 处 界面 的 法 线 三 者 
同 在 一 个 平面 上 。 至 于 上 反射 光 的 相对 
强度 及 其 偏振 状态 可 出 光 的 电磁 波 理 


论 计算 。 当 人 射 角 OER gh = 的 


n 


| 特殊 情况 时 ， 反 射 光 将 成 为 在 垂直 于 


ASH FL CRAM SIG. iT EL 
反射 光线 与 折射 光线 方向 互相 垂直 ; 
这 种 特殊 情况 称 为 布 儒 斯 特 ( Brew- 


ster) ZEI, Ew, = 09 i 角 称 


rie the Fa BRAG RTE o 

光 的 于 涉 interference of light 如 
洒 两 束 或 多 束 光 具有 相同 的 频率 相同 
的 扰动 方向 、 振 幅 相 差不多 而 且 答 此 
条 的 根 位 差 是 轩 定 的 ， 它 们 在 传播 空 
间 交 会 时 ， 会 在 重 委 区 形成 光 强 有 规 
律 的 强 、 弱 变化 、 构 成 确定 形状 的 明 
暗 图 形 ， 这 种 现象 称 为 光 的 干涉 。 能 
OB PR ee Pee a ae RORY 
HTE., 干涉 光 必 须 是 同 频 、 同 振动 
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FAR BERE, EERTE 
的 必要 条 件 ， 面 凡 述 庶 满 足 在 交会 重 
帮 时 彼此 的 振 帆 相差 不 悬 呈 、 彼 此 问 
的 光 程 差 也 不 太 天 的 充分 条 件 。 如 果 
瑚 束 或 多 束 非 骨 十 光 在 传播 过 程 中 发 
A eB, IR REIT 
1, SAME Ais, ede HI 


性 都 不 会 因 相 会 而 发 生变 化 ， 即 彼此 
术 发 生 任何 影响 ， 这 就 是 儿 何 光学 中 | 


BY “SGA Mh fea” MARHE. ab 
相干 光 在 交会 重 伙 区 形成 的 总 光 强 是 
各 光束 光 强 之 和 ， 不 会 形成 有 规律 变 


化 的 明 、 暗 交 些 花样 。 在 自然 界 水 面 ， 


THER. RCS Made SH, 
改变 观察 方向 颜色 随 之 变化 ， 就 是 光 
的 于 涉 实 例 . 

SERRE polarization of light J€ 
PAH RE BB Ee I: EE 
RRS SASH SET. FORE 
fade i te SE Rw PED 


AAR Ee CR RR. FE 
BAER EOL. ERE CAH 
HERE) 只 在 其 振动 面 的 某 个 方 
位 振动 、 或 在 某 个 确定 的 方位 的 振动 
HR, DNRC Hi, FER ie 
光 了 。 在 各 方位 振动 概率 相同 的 光 
( 即 没 发 生 偏 振 的 光 ) ， 称 为 自然 光 。 
光 在 介质 表 而 反射 时 ， 会 产生 或 多 或 


少 的 偏振 状态 。 光 的 偏振 现象 是 光波 | 


RRR HERS RL, SCR RAS Sie 
的 强度 、 频 率 、 位 相 一 样 ， 是 光 的 基 
本 参数 ， 直 接 影 响 各 种 光 效 应 状态 。 

JEN scattering of light 362% 
SRS Bt AE Pel at 


介质 时 ， 在 光 的 传播 方向 以 外 形成 光 


: 组 分 布 。 例 如 我 们 可 以 在 不 同方 向 看 


| 
| 


FIZ. MF, MRE a PK 
滴 、 烟 中 微 尘 上 发 生 散射 的 结果 。 光 
和 散射 的 本 质 是 介质 中 的 微粒 【包括 
REAR. QR Pr. MTE) 
wT ASERRE, Seek THM 
射 ， 形成 次 波及 其 合成 波 ， 在 不 同 的 
方向 辐射 出 来 。 和 散射 光 不 但 传播 方向 
不 同 于 入 射 光 方 启 (散射 前 的 光 传 
播 方向 ) ， 而 县 散射 光 的 位 相 、 蕉 至 
频率 波长》 都 可 能 与 人 射 光 不 同 。 
只 政变 光 传播 方 奥 和 位 相 的 光 数 射 ， 
称 为 弹性 散射 ‘ 按 光 的 粒子 理论 是 
HEF BA TAHERE), OO ESP i 


| 《如 烟 霉 、 牛 奶 ……) 散射 、 瑞 利 散 


Sts 同时 还 使 光 的 频率 {波长 ) 
也 发 生 改 变 的 散射 ， 称 为 非 弹性 散射 
【光子 与 散射 介质 发 生 了 能 量 交 换 ) ， 


| 如 拉 坚 散射 、 布 里 湖 散 射 等 。 光 的 散 
别 振 动 的 电 作 其 和 磁 矢 其 构 成 ， 光 的 | 


射 既 然 是 光 与 物 质 相 互 作用 的 结果 ， 
散射 光 的 强度 、 偏 振 状 态 、 光 谱 特 性 
都 直接 与 散射 介质 的 本 性 相关 。 所 以 
利用 散射 分 析 可 以 检测 和 研究 物质 的 
组 成 、 结 构 及 分 子 构 形 。 

JE RU Be absorption of light 光 
人 射 到 任何 物质 上 ， 都 会 与 该 物质 发 
生 宏 观 和 微观 的 作用 ， 入 射 光 的 能 其 
都 会 在 物质 作用 下 发 生变 化 。 事 实 
E, RTEZ, MAAR 


| 质 是 对 所 有 波长 的 人 射 光 完全 透明 


的 。 任 何 特质 只 能 对 某 些 波长 范围 的 


| 光 透 明 ， 而 对 其 他 更 大 范围 的 波长 不 


表明 (例如 ， 玻 玖 对 可 更 光 范围 的 
罕 小 波长 范围 透明 ， 而 对 更 大 的 紫外 
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区 、 IETA). BR EH BY 
RR A AE RE BOR UPA LE at. 
即使 对 透明 区 ， 光 能 量 也 会 被 透明 物 


质 的 粒子 戏 收 掉 一 部 分 而 转化 为 物质 | 
内 能 。 物 质 将 入 射 光 能 量 全 部 或 部 分 


RI, AA ry SE A eS CBE Bat AA BE Se 
称 为 光 的 吸收 。 
光 的 衍射 


是 直线 传播 的 ， 如 在 光 的 传播 行程 中 
AAPOR. 忌 后 成 为 阴影 的 区 域 应 


T. PSEA oO tht, oy 
HEJL. Sma A Ae 
ALAE IR., fe TL Ee BA th 


ARSE RA Ie, MPRA Sy 


的 光 强 分 布 。 RE, BGR. FL. 
SSM RTD CSR KIA 
HERO 时 .事实 上 在 阴影 区 域 有 
光 强 分 布 ， 阴 影 区 外 的 光 强 分 布 也 水 
是 均 名 的 而 是 有 规律 的 明 、 瞳 交替 光 
花样 。 这 种 用 光 的 直线 传播 解释 不 了 
PRR AICTE St { 绕 射 )。 光 的 
衍射 是 光 的 波动 性 的 表现 ， 可 以 用 光 


的 波动 理论 说 明 。 小 屏 、 小 孔 、 狭 允 | 


等 对 传播 中 的 光波 的 玻 阵 面 的 阻挡 或 
限制 ， 引 起 了 光波 传播 状态 的 变化 ， 
光 的 波 阵 面 发 生变 化 ， 导 致 光 能 量 在 
继续 传播 时 重新 分 配 ， 在 光线 直线 传 
播 时 不 能 到 达 的 阴影 区 也 会 得 到 光 能 
和 量 ， 而 在 阴 蚁 区 外 的 光 能 最 分 布 状态 
也 会 发 生 可 以 预计 的 复杂 变化 。 

光 的 折射 
发 播 过 程 中 从 一 种 折射 率 为 nm 的 介 


PLAT NE A n MA- -种 介质 表 | 


diffraction of light FEA | 
们 的 直观 概念 和 几何 光学 原理 ， 光 线 


| 面 时 ， 在 这 两 种 透明 介质 的 分 界 表面 


上 不但 会 发 生 光 的 反射 ， 而 且 光 还 会 
进 人 第 一 种 透明 介质 以 不 同方 向 继续 
传播 ， 这 种 现象 称 为 光 的 折射 。 光 在 
两 种 透明 介质 分 界面 上 发 生 折 射 时 ， 
折射 光 的 方向 苯 循 折射 定律 : 折射 光 


| 线 与 人 射 才 分 列 人 射 点 界面 法 线 的 两 


Wl. 折射 光线 、 人 射 光线 和 法 线 在 同 
-平面 上 ， 折 射 范 线 与 法 线 的 夹 第 也 
与 人 射 光线 与 法 线 间 的 来 角 i 的 定量 


i Sint = Pr bi p n »® 
KARAAT, Kemah | 关系 为 sinii = 元。 DEANAR n i 


| 小 的 介质 (如 空气 ) 射 到 折射 率 n 


sini’ 


BEATS CRE) 上 发 生 折 射 
ml CRRA MA FG Rt St A at Bl HG aE tp 
i), Pat CE ASR A i 

光电 售 增 管 photomultiplier tube 
HARRA RHR ABEBA 
aart CARR REHE. E 
FRR. AE {收集 极 ) 和 真空 
(Shot) FHR. ee fie a 
工作 是 基于 二 次 电子 发 射 的 倍增 作 
用 。 当 光子 撞击 真空 管内 的 光电 盟 极 
时 ,光电 阴极 产生 光电 子 发 射 ， 这些 
光电 子 被 聚集 电极 聚集 后 引 向 倍增 
极 , Ha CAR ERITH) 产 
生 多 个 次 级 电子 、 合 电子 数目 倍增 。 
次 级 电子 青 撞击 下 -级 倍增 极 ， 舍 发 
射 的 电子 数 再 次 得 到 倍增 ， 每 经 过 -- 
组 倍增 极 ， 产 生 的 电子 数 依次 倍增 一 - 
次 。 经 过 9 ~14 级 倍增 极 ， 电 子 数 倍 


: 增 到 10*， 最 高 可 达到 10". ey 
refraction of light 光 在 


的 电子 流 由 阳极 收集 ， 作 为 输出 电 
流 。 输 出 的 阳极 电流 与 人 人 射 光 强 度 及 
光电 倍增 等 的 增益 成 正比 。 改 变 施 加 
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TEER ERIK. BP ee 


Rik. KRAMAR + Bo A 
X., HA CRA MAA BT 
的 损害 。 表 征 光 电 倍增 管 特性 的 参数 
Ar 《1) 光谱 咱 应 波长 范围 ，- - 般 


光电 倍增 管 的 光谱 响应 范围 限于 : 
(2) PARE HER a ， 
E, PIM ERK CMR ， 


200 ~ 1000nm 


Bi; (3) 阴极 积分 灵敏 度 ， 足 指 在 
EWEA PSG PE aA 
光电 流 ， A pA Imo!) 取决 于 


光电 有 阴极 的 材料 ， 在 光电 阴极 达到 人 饱 | 


MARAT. hin TERRA 
SR SI A AEs (4) 
BAAR 36 MA RE. BER YE FEE AY 
下 ,单位 光 通 电 产 生 的 阳极 输出 电 ， 
A Asim '; (5) 蓝光 灵敏 度 与 
红眼 比 ， 前 者 是 用 一 只 钨 丝 灯 在 
2856K 所 产生 的 光 通 量 通过 一 个 蓝 
光波 光 器 后 照射 到 光电 阴极 上 ， 单位 
光 通 量 产 生 的 饱和 光电 流 ， 单位 为 
A- Im” (#690). RABBBAIT 
在 2856K 所 产生 的 光 通 量 ， 通 过 一 
个 红 光 滤 光 器 后 照射 到 光电 阴极 上 ， 
RASC a, SS 
“PARSE EET Ene Ht HF a 
RES th; (6) 电流 增益 ,电流 
增益 是 指 在 同 -- 总 电压 下 ， 阳 极 输 出 
电流 与 光电 关 极 的 光电 流 之 比 ; (7) 
阳极 樟 电 流 ， 了 有 阳极 暗 电 流 是 指 无 光照 
在 阴极 上 时 加 上 高 压 后 光电 售 增 管 输 
出 的 微小 电流 。 光 电 傍 增 管 检测 器 的 
特点 是 : 现 已 月 用 于 全 波长 范围 的 光 
电信 增 管 ， 对 波长 很 敏感 ， 对 各 波长 
的 啊 应 效率 有 所 不 同 ， 对 紫外 和 可 见 


辐射 特别 灵 客 : 响应 快 ， 响 应 是 瞬时 
的 ; FR A RNR R A E E 
应 ,和 在 放大 10° 倍 范围 内 响应 是 线性 
的 ， 响 应 直接 正比 于 辐射 功率 ; 操作 


| 稳定 ; 易于 放 太 ,光电 倍增 器 在 分 析 


仪器 信和 号 检测 中 得 到 广泛 的 应 用 ， 如 
用 作 质 谱 仪 的 高 灵敏 度 检 训 器 。 
XBH photocell “种 光电 转换 
的 器 件 。 将 半导体 沉积 在 铁 或 铜 的 金 
MERL. ESSERE ee 


| 2, PRAS RH BHS BER 


成 了 光电 池 。 金 属 基 板 是 光电 池 的 正 
极 ， 与 金属 薄膜 相连 接 的 金属 收集 环 
基 光 电池 的 负极 。 当 光照 射 在 半导体 
Eit, EREA E H gy TAA 
K., ABT ese BeBe, ， 而 空 
次 则 移 向 男 一 极 。 在 光 的 照射 下 ， 若 
在 PN Sida Fe th BB BA EN 
Ñ. TASC fh Be A 3 BS 
WA. BRNMAA, whee 
值 有 关 。 当 路 值 为 零 时 电流 为 最 大 ， 
甩 为 光 强 度 成 正比 : 当 阻 值 为 无 限 大 
时 ， 端 电压 为 最 大 {不 超过 0. .6V)。 
一 个 直径 为 25mm 的 光电 池 在 光 强 为 
100mW - cm? Ke EF, ny PE AE 
100mA 以 上 的 短路 电流 。 因 此 可 以 
直接 进行 测量 ， 无 需 外 电源 及 放大 装 
置 。 但 受 光照 射 或 使 用 时 兴 过 长 会 产 
EEFE. 

SERRE photoemission HEE 
效应 引起 原子 或 分 子 的 电子 发 射 。 一 
般 是 指 物质 在 受到 光 的 照射 时 ,一定 
能 景 的 光子 可 以 和 原子 相 卫 作用， 把 
原子 价 轨道 甚至 内 层 轨 道 的 电子 激发 
出 来 的 过 程 。 
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光电 长 学 过 程 photo-electrochemi- | 


eal processes ME FA th eat 
程 即 分 子 、 离 子 受 固 体 等 因 吸 收 光 使 
电子 处 于 激发 态 而 产生 的 电 荃 传递 
的 过 程 。 
光电 离 过 程 


大 于 其 电子 电离 能 时 ， 逸 出 电子 变 为 


离子 的 过 程 , 它 从 中 性 原子 电离 出 ~- 


个 电子 而 不 改变 其 余 电子 的 量子 数 。 


原则 十 作 何 轨道 上 的 电子 均 可 以 | 


被 电离 。 

光电 部 截 面 photoelectric cross- 
section 射 人 材料 的 光子 从 给 定 能 级 
产生 光电 子 的 几率 ， 以 每 单位 事件 的 
HRA. CHAREST BH 
PRAY, AU, ACRE A E 
有 最 高 的 电离 截面 . 

EHHH photo-electric di- 
rect reading spectrometer 
BERE EHER, FRSC a 
量 方法 直接 测定 光谱 谱 线 强度 。 由 于 
仪器 中 采用 了 光电 转换 元 件 { -一般 
为 光电 倍增 管 ) 代替 感 光板 以 接收 
分 析 用 的 谱 线 强 麻 ， 并 转换 为 电信 
屿 ， 及 时 暴 示 ， 因 此 可 以 提高 分 析 连 
度 ， 准 确 度 也 有 提高 。 光 电 直 污 光 谱 
仪 有 涛 种 基本 类 型 ， 一 种 是 多 道 固 定 
RR ROCKIT); A 
道 扫 描 式 。 它 是 由 光谱 广发 光源 、 色 
散 系统 和 检测 系统 三 部 分 组 成 。 光 电 
直 读 光谱 仪 过 去 在 钢铁 等 冶炼 部 门 应 
FASE. ARH ICP 光源 的 广泛 使 
AR, AB ELE ERIM OP BE A BE th, 
应 用 。 


photo-ionization pr- | 


ocess ”原子 或 分 子 吸收 光子 的 能 量 | 


一 种 用 于 快 | 


光电 子 photoelectron EWIE 
下 ， 物 体内 部 原子 轨道 上 的 电子 获得 


， 是 够 的 能 时 产生 电离 而 哆 出 表面 的 现 
| 象 ， 称 为 光电 效应 ， 饮 出 的 电子 称 之 
为 光电 子 。 光 电子 的 能 量 与 人 射 光 的 


能 量 以 及 电子 所 处 的 轨道 有 关 。 
ERMER photometric error 
光度 计 的 标 盘 中 ， 对 透射 率 了 的 标尺 
AIEE SIA. h FRE A 与 了 间 


| SRM, M4 RER ARENE 


PASAJ. Bit. BIR wa. ke 
条 件 的 偶然 波动 和 读数 误差 等 引起 的 
了 的 读数 波动 ， 在 测量 4 时 引起 的 测 
MA 的 相对 误差 不 晨 -- 定 值 ， 而 依赖 
TA {对 应 被 测 物 质 浓度 ) 的 天 小 。 
根据 相关 理论 推导 可 知 ， 当 4 = 
0.434( T = 36.8% ) 时 ， 测 量 相 对 误 


| 差 最 小 。 为 获得 较 高 的 测量 准确 度 ， 


通常 将 4 的 测量 范围 控制 在 0.2 - 
O8 T= 5 各 ~ 的 各 ) 之 间 ， 可 通过 
控制 溶液 浓度 或 选择 不 同 厚度 的 吸收 
池 来 实现 。 

光度 重复 性 absorbance reproduci- 
bility 分 光 光 度 计 性 能 指标 之 ---。 指 
在 相同 条 件 下 对 某 一 试 样 进行 多 次 重 
复 测 定时 所 得 吸光 度 的 重复 性 ， 以 各 
次 测定 值 对 平均 值 的 偏差 和 仿 差 的 平 
均值 表示 性能 指标 的 好 坏 。 当 测量 信 
号 小 ,仪器 风声 明显 增 大 时 ， 光 度 重 
EEE, 

HME photometric titration 将 
滴定 操作 与 吸光 度 测 量 相 结合 一 种 分 
析 方 法 。 将 一 定 其 的 标准 洲 液 滴定 到 
待 测 溢 被 中 ， 间 时 测定 待 测 溢 液体 系 


1 在 适当 波长 处 的 吸光 度 ， 通 过 吸光 度 
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Sa EAR EP ORA E E 
线 ) 来 确定 反应 终点 的 方法 。 它 不 
仅 能 应 用 于 配 位 、 酸 碱 、 氧 化 还 原 反 
应 ， 有 时 还 能 用 十 沉 注 反应。 其 特点 
是 终点 的 确定 入 指示 剂 法 更 为 汝 鲍 和 
HEI, EHTA EARE E. 
光度 精度 和 光度 午 现 性 ”photomet- 
rical aceuracy and reproducibility 在 
Kee aH LA, RR PRK 
CAWO AEC BE RN ea OE 
度 等 光度 检测 值 计算 定量 分 析 结 果 。 


因此 光度 检测 值 的 准确 性 和 稳定 性 二 | 
接 影响 光谱 定量 分 析 结 果 的 可 靠 性 - | 
光谱 仪器 显示 的 光度 检 潮 全 与 试 样 此 ， 


| 差 。 最 常用 于 检查 吸光 度 准确 性 的 标 


HE, & EMEA (K C0) 在 
6.005mel - L H50, PBR, E 


| SABC tl Ar he 分 析 纯 K, Cr, 0, 在 


OT FH th, H 0.005mel ， L`' 


， 1,50, 配制 下 列 两 种 K CrO, W. 


在 室温 (15 ~25T), LA 0. 005mol - 


| E-'HsD, HAES. 用 icm 吸收 


TRAE ROLE. APHAP Behe 
HE RATE . 
A FEHR. (50 +0.5) mg - L7 
(KCrO), RICH O.2~0.7 
BAH. C100 + bb} mp + LU 
(KCrO), WAREM 0.4 ~ 1.4 


时 的 光度 真实 信之 间 的 偏差 程度 ， 是 


衡量 光度 精度 的 依据 ; 光谱 仪器 在 同 


样 检测 条 件 下 对 同 -- 试 样 的 多 次 光 凑 
检测 值 之 间 的 最 文 偏 差 值 ， 则 是 衡量 
JERE ERS ARG. (CREE R 
RMB. BRT RE { 如 
光源 、 光 学 系统 的 光谱 特性 、 光 电光 
盐 探 测 器 的 啊 应 六 其 线性 动态 范围 、 
点 全 变换 精度 、 电子 系统 增益 线性 
E, FA); (LSC MLE = Bl 
光源 稳定 性 、 杂 散 性 电子 系统 啤 
声 、 温 度 变 化 等 随机 因素 的 影响 。 除 
此 以 外 ， 信 器 的 正确 调整 .工作 环境 
条 忻 榨 制 ， 分析 检测 程序 的 正确 、 合 
理 、 试 样 的 制备 和 控制 等 等 ， 也 会 影 
响 仪 器 分 析 光 度 精 度 尤 其 是 光度 重 现 
ENAM. 

Jt EO a tE absorbance accuracy 
分 光 光 度 计 性 能 指标 之 .-。 光 度 准 确 
性 是 玫 标 准 样品 在 最 大 吸收 波长 处 测 
”得 的 吸光 度 与 其 真实 吸光 度 之 间 的 假 


测量 波长 | 吸光 度 
“ntn 
235 {各} 
257 (4f) 
313 (4) 
350 (WẸ) 


36 RAR RMB photo diode 
array detector 一 种 新 型 光电 检测 器 . 
它 是 出 硅 片 上 形成 的 反 相 偏 置 的 p-n 
结 组 成 。 反 向 偏 置 槐 成 了 一 个 耗 尽 
E., EREDE TEJER TE., 
HAHAE n 区 ， 就 可 形成 空 穴 和 电 
F. SRDS RAK p RH 
RK, FRB. PADS 
射 功 率 成 正比 。 每 平方 毫米 含有 
15000 TEAL RETR. BP LR 
敬 都 与 其 邻近 的 二 极 管 绝 缘 ， 它 们 都 
联结 到 一 个 共同 的 n 亚 展 上 。 当 光 二 
极 管 阵列 表面 被 电子 束 扫描 时 ， 每 个 
p 型 柱 就 接连 着 被 充电 到 电子 束 的 电 


Ma A WR B 
0.626 +0.09 |1. 251 20,019 
0.727 £0. 007 |1. 454 £0. 015 
0. 244 +0. 004 |D. 488 +0, 007 
0.536 +0. 005 [1.071 +0. H€ 
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(i, 起 一 个 充电 电容 器 的 作用 。 当 光 


Fi sn ORAU REPRE, BH | 


向 p 区 移动 并 使 沿 入 射 辐射 光路 上 的 


JLT 1B EH. FRSA RAK | 


扫 则 它们 时 ， 又 使 这 些 电 容器 充电 。 
ik FER RE RCA HE Ata 
光 二 极 管 阵列 可 以 制 成 兴学 多 道 
SS Tae 

光合 作用 photosynthesis ”在 植物 
RMA RRA OR. BE 
MHRA) 的 化 学 合成 反应 ， 所 
需 能 基 由 阳光 供给 。 植 物 细胞 从 土壤 
吸收 水 分 ， 从 空气 吸收 二 氧化 碳 通过 
叶 绿 泰 催化 而 进行 合成 反应 。 基 本 反 
应 是 
6CO, +6H,0 +e —-C,H,,0, +60, 
反应 不 仅 形 成 可 食用 的 物质 ， 而 且 放 
出 氧气 ， 因 此 光合 作用 对 人 类 极其 重 
要 。 事 实 上 空气 中 全 部 氧 都 是 来 自 光 
合 必用 ， 晶 半数 以 上 是 由 薄 类 及 其 他 
水 生 植物 提供 的 、 故 植物 生存 是 变 辑 
射 能 为 化 学 能 的 主要 途径 。 由 无 机 成 
分 合成 有 机 化 合 物 是 植物 独 有 的 能 
力 , 为 其 他 生物 所 不 共 备 ; 元 阳光 
BY, FAMOUS Re aR. ES 
RBS Ry, RRA eee 
生成 二 氧化 碳 和 水 ,同时 放出 原 吸收 
HIRES. 

SEE SIRS photochemical smog 
AE. JJ FAS RRARA AA AR 
北 合 物 和 所 氧化 物 等 一 次 污染 物 在 阳 
光 作 用 下 会 发 生 光 学 上 反应 生成 二 次 污 
染 物 。 参 与 光学 反应 过 程 的 一 次 污染 
物 和 二 次 污染 物 的 混合 物 所 形成 的 烟 


FTRS., PAE. EL | 


学 烟雾 对 人 和 动 、 植物 有 严重 危害 。 
FEE TS He HY Fe FF AL ES, 
AAR RK. FOALS ARE 
在 大 气 湿 度 较 低 ， 气温 为 24 ~ 32°C 
的 尴 季 晴天， 污染 高 峰 出 现在 中 午 或 


| 稍 后 。 光 化 党 烟 车 是 一 种 循环 过 程 ， 


白天 生成 ， 傍 晚 消 失 。 污染 区 大 气 的 


” 实测 表明 ，- -次 污染 物 HC 及 一 氧化 
, 3A (NO) 的 最 大 值 出 现在 早晨 交通 


党 忙 时 刻 ， 随 着 NO 浓度 的 下 降 ， 
NO, REEMA. 0 和 了 醚 类 第 二 次 污 
染 物 随 着 阳光 增强 和 NO: HC 浓度 
降低 而 积聚 起 来 。 它 们 的 峰值 一 般 比 
NO 轿 值 的 出 现 延 迟 约 4 ~ 5h。 二 次 
污染 物 过 氧 乙 附 硝 酸 酯 (PAN) 流 
度 随 时 间 的 变化 同 O, 和 醛 类 相似 。 
Xi = phototrode J REF ARIES 


| 器 称 为 光 极 。 它 的 基本 原理 是 使 光 通 
| 过 光纤 传译 另 一 此 ,位 于 端点 附近 的 


待 测 物质 或 与 待 测 物 质 起 相互 作用 的 
固定 试剂 相 ， 通 过 吸收 、 反 射 或 发 光 
等 使 光 性 质 或 光 强 发 生变 化 ， 而 实现 
定量 分 析 的 目的 。 

XH MBH optically detected 
magnetic resonance; ODMR $W it 
FRETS T POA RS N 
AR, VARS=BBST, WWE 
HE. 光 检 测 磁 共振 就 是 研究 这 种 激 
发 三 重 态 的 方法 ， 其 特点 是 利用 发 光 
特性 ， 当 微波 频率 扫 过 共振 点 时 ， 册 
于 布 居 数 的 重新 分 配 ， 发光 强度 
(ANB. HH. HAH EAM 
> 将 发 生变 化 ,通过 检测 发 光 强 
度 的 变化 代替 直接 检测 ESR 信号 以 
eR Ree, AAEE F ODMR 
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的 灵敏 度 和 分 辩 率 比 在 高 磁场 下 的 
ODMR # 10 -~ 100 $È, FFE ODMR 的 
检测 多 在 零 磁场 下 进行 。 
光 检 测 电 子 - 电 子 双 共振 
detected electron-electron spin double 
resonance; ODELDOR 4 4} 3¢e 
Wig sete ‘OPMR)， 用 检测 发 光 强 
度 的 变化 代替 直接 检测 电子 -电子 双 
共 据 (ELDOR) 信和 号。 发光 实际 二 
是 电子 从 一 个 能 级 唉 迁 至 另 一 个 能 
级 ， 如 果 这 了 商 个 能 级 具有 相同 的 衰减 
速度 常数 ， 这 时 就 观测 不 到 ODMR, 


optically 


然而 ODELDOR 却 成 为 有 效 的 研究 手 | 


E. SLX MBAR RAB -R 
子 戏 共 据 条 。 

光 检 测 电子 - 核 - 核 三 重 共 振 opi- 
cally detected electron-nuclear-nuclear 
triple resonante: ODTRIPLE; 
ODEN2TR 一 种 光 检 测 多 重 共振 ， 
类 似 于 光 检 测 磁 靶 振 ODMR), 用 
答 测 发 光 强 度 的 变化 代 痊 直接 检测 电 
子 - 核 - 核 三 重 共振 (TRIPLE) 信号。 
与 通常 的 TRIPLE 一 样 ，ODTRIPLE 
在 对 来 自 不 同 版 磁性 物种 的 光 检 测 电 
子 - 核 双 共振 (ODENDOR) BEATS 
BH, FRR m, 归属 及 等 
价 核 的 识别 等 方面 具有 非常 显著 的 优 
Ae BUERNE HRA AE F-H- 
核 三 量 共振 条 。 

KARME F-H optically 
detected electron-nuclear double reso- 
nance; ODENDOR 一 种 光 检 测 多 和 章 
共振 , TORNA St HR 
(ODMBR) ， 用 检测 发 光 强 度 的 变化 伐 
PA Re Mey - 核 双 共振 (EN- 


DOR) 信号， --RA'H, PC AYN 


| 核 的 ODENDOR， 主 要 应 用 于 确定 激 


发 三 草 态 芳香 族 分 子 的 自 旋 密谋 分 布 


| 及 分 子 结构 的 信息 。 与 ODMR 不 同 ， 


在 高 磁场 下 的 ODENDOR 可 以 克服 等 
磁场 下 的 ODENDOR HEREZA, AL 
AFERM. SRXKRMMBARS 
和 电子 - 核 双 共 振 条 。 

JEM diaphragm 组 成 光学 系统 
的 透镜 、 平 面 锐 和 棱镜 等 光学 元 件 都 
有 一 定 的 孔径 ， 用 以 跟 制 可 以 成 像 的 
光 东 的 截面 : 某 些 光学 系统 还 特别 附 
加 了 一 定形 状 的 开 孔 的 屏 ， 用 以 四 制 
成 像 光 束 的 截面 。 所 有 这 些 光学 元 件 
的 边框 和 特别 附加 的 有 一 定形 状 的 开 
妃 的 屏 统称 为 光 疮 ， 它 在 光学 系统 中 
起 到 拦 光 的 作用 。 光 阅 因 其 在 实际 光 
学 系统 中 的 位 置 不 同形 产生 不 同 的 性 
E., WSs APIA, FL 
径 光 阑 起 着 控制 进 和 人 光学 系统 的 光 能 
EEr, SEHR ARR RDS 
间 深 诬 等 作用 ， 故 有 时 也 被 称 为 有 效 
JER. BEER MAR RE oy a 
JER AAR, 1B AE ABE ral eh th a] 
被 成 像 的 范围 。 

光 离 子 化 输 测 器 。 photo-ipnization 
detector; PID 利用 莹 外 光 能 激发 解 
离 电 位 较 低 【小 于 10. 2eY) REA 
H. 使 之 电离 ， 在 电场 作用 下 形成 电 
Tite IP, LAF 
芳香 族 化 合 物 如 客 环 芳烃 的 分 析 ， 对 
H5. PH, NH, 等 物质 也 有 很 高 的 
FORE, ARR HRS AES 
物 的 灵敏 度 和 选择 性 有 影响 ， 

光量 计 quaniometer PATEH 
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光谱 仪 的 一 种 ， 又 名 多 通道 光电 光谱 
Re CEDEMA TFA HEERA 
样 ， 由 于 它 曾 使 用 光子 计数 器 来 测量 
发 光 强 度 ， 因 市 也 称 光 量 计 。 光 量 计 


由 光源 、 辐 面 光 栅 分 光 器 及 光电 测量 | 
装置 及 数据 处 理 和 控制 装置 四 部 分 构 

成 。 在 光 其 计 中 ，- -个 出 射 犹 锋 和 一 | 
个 光电 倍增 符 构 成-- 个 通道 ， 可 接收 | 


一 条 谱 线 ， 多 道 仪器 是 安装 多 个 通道 
(可 法 ?70 +). 

Eit densitometer 
THREW. BEG. BAH EH 
进行 组 分 斑点 定性 、 定 量 的 仪器 。 由 


光源 、 单 色 器 、 样 品 台 、 检 测 器 、 记 | 
录 恬 等 部 件 组 成 。 测 量 时 将 经 展开 、: 


显 色 或 不 显 色 后 的 谱 图 放 在 样品 台 
上 , 经 单 色光 照射 ,组 分 斑点 对 光 
(Roba ASML) 有 吸收， 经 检测 、 
记录 得 到 色谱 图 ， 每 … 组 分 的 斑点 至 


一 个 色谱 峰 - 根据 峰 的 位 置 和 上 峰 面积 | 


的 大 小 对 组 分 进行 定性 、 定 量 分 析 。 

SEM AB photo diode; photo- 
ube 又 称 光 电 管 。 由 封 在 玻璃 壳 内 
的 光 发 射 阴 极 和 阳极 收集 器 所 构成 。 
其 阴极 为 一 金属 半 贺 简 ， 内 表面 涂 有 
碱 金属 及 其 他 材料 组 成 的 光敏 物质 ， 


PRS RRR. TEASER | 


了 下， 光敏 物质 发 射 光电 子 ， 这 些 光 电 
子 被 加 在 两 极 亲 的 电压 ( 约 90Y) 所 
加 速 ， 并 为 阳极 所 收集 而 产生 光电 
W, 这 一 电流 在 负载 电阻 两 端 产生 一 
个 电位 降 ， 再 经 直流 放大 器 放大 ， 并 
进行 测量 。 光 组 二 极 管 的 光谱 响应 特 
性 决定 于 光阴 极 上 的 党 层 材料 。 不同 
明 极 材料 制 成 的 光敏 二 极 管 有 着 不 同 


的 光谱 使 用 范围 。 即 使 局 一 光敏 二 极 
管 ， 对 不 同 疲 长 的 区， 甚 灵敏度 也 不 
同 。 因 此 对 不 间 光 谱 区 的 辐射 ， 应 选 
用 不 同类 型 的 光 乌 二 极 管 进行 检测 。 
Xi optical spectrum 电磁 波谱 
中 光学 波段 的 辐射 ， 通 过 适当 的 方式 
形成 按 波长 、 波 数 或 频率 值 须 序 的 空 
间 分 离 序列 ， 称 为 光谱 。 光 谱 的 波长 
范围 一 般 认 为 从 10nm ~ lmm， 和 包含 


， 了 从 真空 紫外 经 可 见 区 到 远 红外 区 的 
是 一 种 用 | 


整个 光学 波段 。 光 谱 芍 产生 是 由 于 物 
质 原子 中 的 电子 能 级 唉 迁 、 分 子 中 的 
电子 能 级 既 迁 友 分 子 振动 能 级 、 分 子 
转动 能 级 的 变化 而 形成 的 光 辐 射 或 光 
吸收 作用 结果 。 在 光谱 学 中 ， 按 兆 辐 
射 能 量 传 递 的 方式 不 同 可 分 成 发 射 光 
W. ROERE JER RH Re 
等 ; 在 光谱 表现 形态 上 ， 则 有 钱 状 光 
谱 、 带 状 光 谱 和 连续 光谱 - 

光谱 半 定 是 分 析 semiquantitative 
spectral analysis ” 半 定 量 分 析 主 要 是 
根据 定量 分 析 的 原理 和 元 素 的 特征 谱 
线 的 强度 比 ， 判 断 试 样 中 元 素 的 大 致 
含量。 其 测定 准确 度 明 然 比 定量 分 析 
Ht, (SHARE, 成 本 低 ， 可 
以 在 较 短 的 时 间 内 得 到 多 种 杂质 元 素 
的 分 析 结 果 。 这 种 方法 用 于 化 学 分 析 
中 的 方法 选 定 ， 并 在 治 金 生产 中 的 金 
蝙 合 金牌 导 的 分 类 、 配 料 等 分 析 中 起 
着 很 大 的 作用 。 常 采用 摄 谱 法 和 看 谱 
法 进行 光谱 半 定 量 分 析 。 进 行 这 类 分 
析 ， ERRERA- ERAR., BE 
各 种 激发 条 件 下 《〈 各 类 光源 ) 、 不 局 


| 元 素 、 不 同 含量 的 特征 谱 线 强度 


《和 内 标 线 的 强度 关系 ) ， 如 经 验 不 
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Z., RARE, TURE Rea 
标准 与 试 样 问 时 摄 谱 ， 比 较 后 判断 。 
JEWEL HE spectral comparator 
测定 波长 的 仪器 .测量 精度 可 达 万 分 
之 一 剖 米 。 光 谱 比 长 仪 是 根据 阿 贝 原 
理 设计 的 ， 在 光谱 分 析 工 作 中 用 来 测 


器 的 实际 分 辩 率 只 的 相应 值 AA = A 
REY, RARER, AH. 4 是 
两 谱 线 的 平均 波长 。 

StH specpue ”光谱 纯 的 试剂 、 
化 合 牺 或 金属 一 般 是 指 该 试剂 、 化 合 


| 物 或 金属 在 用 光谱 方法 分 析 时 在 光谱 


EAA RARE RE ARE ， 


HAAR MAES. 
光谱 标 样 


trochemical analysis 


standard sample for spec- 


体 组 成 相同 战 相近 ， 所 含 分 析 组 分 的 
量 已 被 准确 定 值 ， 县 有 良好 的 均匀 性 
FRETE, IH PREME, PEH 
分 析 方 法 和 制作 标准 曲线 等 。 

Wik EEE spectral subtraction 
method 光谱 差 减 是 用 计算 机 光谱 差 
MaRS ARE. REM 
光谱 进行 数学 处 理 ， 操 作 方 便 ， 获 得 
谱 图 质量 也 好 。 计 算 机 差 减 可 将 混合 


物 中 一 个 或 车 十 个 干扰 组 分 从 混合 物 | 


中 除去 ， 对 光 程 长 度 光 严格 要 求 。 它 
的 原理 是 利用 混合 物 光 湾 【以 吸光 


KAR) A, MARTA HR | 


BOGE A, 的 上 信之 则 的 差额 ， 得 到 
Zig A, 即 从 混合 物 光谱 中 差 减 掉 了 
Fea HIGH. HA, 为 双 组 分 泥 
会 牧 ， 兰 谱 即 为 纯 的 另 -个 组 分 的 光 
谱 。 光谱 差 减 不公 可 消除 干扰 组 分 的 
BTR, 还 可 用 广 样 品 的 鉴定 、 质 
MEH, BERADA (溶剂 、 杂 
质 等 }， 还 可 对 物质 分 子 变 化 进行 
鉴定。 

光谱 重重 spectral overlap H 
iPM (AA) ATER 


专门 用 于 光谱 分 | 
析 的 一 种 标准 样品 。 标 样 与 试 样 的 基 | 


中 不 出 现 或 很 少 出 现 杂 质 元 素 的 谱 
KK. SAMBA. aaa ae 
属 所 含 杂 质 的 多少 也 有 所 不 同 。 
WT spectroscopic lamps ”光谱 
灯 是 用 于 光谱 学 研究 或 光谱 分 析 工 
作 、 能 名 在 确定 的 波长 范围 内 辖 射出 
特定 线 状 光 谱 或 连续 光谱 光 能 量 的 特 
种 光源 。 例 如 灯 内 充 注 各 种 特定 元 


1 HR. SSAA ET. in 


RIT. PAA. ST. RAT, AREO 
FART SS. HARTER., E 
收 测 定 、 背 景 校正 、 波 长 定 标 等 方面 
得 到 广泛 的 应 用 。 

JEW AE SRE spectroelectrochem- 
istry 把 光谱 技术 和 电化 学 方法 结 译 
起 来 ， 在 - -个 电解 池内 同时 进行 尘 量 
的 一 种 方法 。 通常， 以 电 全 学 为 激发 
fas. WANT RRS Ae 
以 光谱 技术 进行 监测 ， 两 者 密切 结合 
发 挥 了 各 自 的 优点 。 对 于 在 分 子 水 平 
上 研究 电极 过 程 机 理 ，, 电极 表面 特 
tHE, Saru EIE, BER 
态 和 产物 性 质 ， 测量 式 电 极 电 执 和 电 
TEBA, 电极 反应 速率 常数 以 及 护 
散 系 数 等 等 ， 提 供 了 十 分 有 力 的 研究 


H FH. 


EWER quantitative spectral 
analysis DUPE CIR PE 7c RAR 
强度 与 该 元 素 在 试 样 中 的 含量 有 关 ， 
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困 此 通过 对 该 元 素 谱 线 强度 的 测定 ， 
即 可 确定 该 元 素 在 试 样 中 的 省 其 ， 此 
即 光谱 定量 分 析 。 其 核心 问题 是 用 实 
Ook BE iy ERR BE Pe EN 
FURS. AT BE OP BT RE AE, 
通常 采用 内 标 法 ， 用 分 析 线 与 内 标 线 
的 强度 比 对 分 析 物 浓度 建立 校正 曲 
线 。 根 据 对 浓度 的 测定 方法 ， 论 谱 定 
量 分 析 可 以 分 为 校准 曲线 法 、 标 准 加 
ATES. 

光谱 定性 分 析 qualitative spectral 
analysis ”不 同 元 素 的 原子 【或 离子 ) 
被 激发 后 可 以 辐射 出 波长 一 定 的 特征 
光谱 ， 根 据 试 样 光 诺 中 有 无 某 元 素 原 
子 (RET) KEIER, T AH 
断 试 样 中 有 无 该 元 素 。 光 谱 定性 分 析 
过 去 多 采用 摄 谱 法 。 摄 谱 法 操作 简 
便 ， 价格 便宜 ， 能 同时 获得 多 元 素 的 
光谱 。 日 前 亦 采用 ICP 光源 的 直 读 发 
射 光谱 法 进行 定性 分 析 。 

FEHR spectral resolution 
PREM BIC RA 
条 波长 差 为 A4 的 谱 线 能 力 的 指标 ， 


其 定义 为 上 = 2, a 为 这 两 条 谱 线 波 


长 的 平均 值 。 分 鲜 率 只是 个 纯 数 值 ， 
没有 单位 .按照 定义 计算 所 得 的 光谱 
分 辨 率 值 称 为 理论 分 辨 率 。 所 请 
“ 刚 能 被 分 辨 于” 的 判定 依据 是 瑞 利 
(Rayleigh) 判 则 ;，-… 条 谱 线 之 衍射 
花样 的 中 央 极 大 值 正好 与 相 分 等 强度 
谱 线 衍射 花样 的 第 -… 极 小 值 重合 时 


CAS MO ERE RAS | 
A 20% ACA MBE) ， 认 为 这 两 条 谱 


线 刚 刚 能 被 分 辨 开 ， 若 两 条 谱 线 再 车 


EM Hf PS OE, MRM 
便 不 能 分 辨 而 弥合 在 -一 起 了 。 实 际 光 
谱 仪 器 中 ， 除 了 衍射 效应 以 外 还 存在 
BUCS RARE. PRL, AL 
AR AS 6 SE, RE AA 
状况 等 一 系列 影响 因素 ， 能 实际 达到 
的 分 状 率 【 称 为 实际 光谱 分 辩 率 ) 
明显 地 小 于 理论 分 辨 率 ; 具有 设计 、 
制造 水 平 高 、 正 确 调 整 使 用 的 光谱 仪 
蜂 才 能 获得 尽 可 能 接近 理论 值 的 高 分 
HRE. 

光谱 分 析 检 出 限 detection limit of 
spectral analysis ”一 个 元 素 的 检 出 酸 
是 利用 … 个 指定 分 析 方 法 在 一 定 可 信 
度 下 能 可 靠 测 定 指定 化 学 元 素 的 最 小 
HERE- 

AMEE precision of spec- 
tral analysis 用 光谱 分 析 法 重复 测量 
所 得 结 提 之 间 相 互 接近 的 程度 。 目 前 
常用 标准 偏差 或 相对 标准 偏差 来 描述 
HEE. 

FE 4 3} AT 2 aE sensitivity of sp- 
ectral analysis GORE AUHE St BT 70 AY 
单位 含量 改变 所 引起 的 调 定 信息 
CMT) ALE, RERA., MIE 
FE HH Be PS LR, 

WFH spectral interference W 
景 辐射 和 光谱 重合 引起 的 干扰 。 前 者 
来 自 连续 辐射 、 杂 散光 、 光 源 气体 辐 
射 分 子 谱 带 等 。 后 者 来 自 多 谱 线 元 察 
的 谱 线 没有 或 没有 完全 被 分 辨 开 、 谱 
线 轮廓 的 展 宽 等 。 减 少 和 消除 干扰 的 
方法 有 ;采用 与 试 样 基体 相 匹 配 标 样 
制作 校正 曲线 ; 使 用 光谱 化 党 性质 与 


| 务 析 元 素 相近 的 肉 标 元 率 和 内 标 线 ， 
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用 内 标 法 定量 ;使 用 更 大 色散 率 和 分 
HEURE: 优化 测定 条 件 : 用 化 学 
计 基 学 方法 进行 校正 等 ; 

SERB HF] spectroscopie buffer 
在 光谱 分 析 中 ， 如 入 到 试 样 中 以 减 小 
RRETA. EDR TR 


SHAT. MAKE, ET | 
ground ”由 不 含 被 测 元 素 的 空白 试 样 


扰 影 响 达 刘 “饱和 利 "， 不 再 随和 干扰 组 
分 含量 而 变化 。 在 原子 发 射 光谱 分 析 
中 ， 用 它 来 控制 电极 和 电 强 等 离子 体 
温度 、 等 离子 体 中 的 电子 密度 和 元 素 
的 电离 度 ， 以 及 分 析 物 的 蒸发 行为 


等 。 但 是 大 量 组 冲剂 的 存在 会 降低 济 


RE 

光谱 计算 板 
board 早期 进行 光谱 定 基 分 析 时 ， 
需要 将 测 得 的 谱 线 黑 度 换算 成 强度 ， 
有 时 需 扣除 落 在 谱 线 上 的 背景 的 强 
E., 从 而 求 得 分 析 结 果 。 光 谱 计算 板 
就 是 用 于 上 述 计算 的 工具 ， 它 可 以 简 
化 运算 ， 提 高 分 析 速 度 。 

光谱 解析 法 spectroscopic analysis 
method ”根据 红外 光谱 的 特征 解析 化 
合 物 。 红 外 谱 带 特征 有 红外 谱 带 的 位 
置 、 形 状 和 相对 强度 。 谱 带 位 置 是 指 
孙 基 一 基 团 存在 的 最 有 用 的 特征 。 从 
谱 带 的 形状 也 能 得 到 有 关 基 团 的 一 些 
fe. HERAT He RBA AS 
生 很 宽 的 红外 谱 带 ， 这 对 于 鉴定 特殊 
BANTER A. eA i 
z (C0) MBA y (C=C) 均 在 
16500m 了 酝 近 产生 吸收 。 但 栈 肢 基 
著 的 洗 基 大 都 形成 气 键 ， 其 谱 带 较 
宽 , 很 容易 和 烯 类 的 谱 带 区 别 。 将 光 
谱 中 一 条 谱 带 的 强度 和 另 ~- 条 谱 带 相 


spectral calculating | 


比 ， 可 以 得 出 一 个 定量 的 概念 ， 同 时 
也 可 以 指示 某 特殊 基 团 或 元 素 的 存 


| Æ. WCH ABR RR TAT. H 


fe RHE. HRs ea 
由 弱 变 强 ， 因 此 从 其 对 应 谱 带 的 增强 
可 以 判断 毛 原 子 的 存在 。 

光 诺 空白 背景 spectral blank back- 


所 调 得 的 光谱 背景 信号 。 它 有 不 同 的 
含义 ,对 被 测 元 素 而 言 ， 光 谱 空 白 背 
景 即 光 谱 空 白 信 和 号; HSA RAT 
尚 ， 它 是 指 由 空白 试 样 所 著 得 的 全 部 
HR. 

ARSASI spectral blank sig- 
nal HPA AARS Be A 
测 得 的 光谱 信号 。 它 的 来 源 有 分 子 连 
续 光 谱 、 光 散射 和 干扰 谱 线 等 。 空白 
信和 号 不 同 于 空白 噪声 ， 前 者 是 固定 信 
F., 影响 被 测 元 素 实 际 可 测定 的 下 
限 ; 后 者 是 随机 信号 ， 影 响 被 测 元 察 
的 最 低 检 出 限 。 

JERE spectral bandpass 


分 光 


| 器 从 给 定 光 源 辐 射 中 分 离 出 的 在 某 标 


称 波 长 或 频率 处 的 辐射 范围 。 光 谱 通 
带 直 接 影响 测定 灵敏 度 和 工作 曲线 的 
戈 性 范围 。 分 光 髓 光谱 通 带 由 单 色 器 
HARARE SRR PRE, UTS 
定 的 仪器 ， 线 散射 率 是 固定 的 ， 它 由 
RMR Re. SRA ww 
A, RAREORI, Bae AR 
的 光谱 通 带 。 最 合适 的 光谱 通 带 需 通 
过 实验 确定 。 

JEM spectral projector 又 
ER. KBF EIA. FE 
影 到 许 划 上， 便于 在 比较 大 的 波长 范 
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围 和 较 大 的 视 场 范围 内 观察 和 评定 样 
品 光 谱 的 设备 。 

HWRE spectral line series 在 
原子 光谱 中 ,常用 AL 来 表示 原 
了 于 所 处 的 能 级 ， 此 符号 称 为 光谱 天 。 
符 导 工 左 上 角 的 2s +) 称 为 光谱 项 的 
FEH., ML>S at, ti lL AS Brita 
ERR TARER., 将 有 AS +1 个 县 
有 不 同 了 值 的 光谱 支 项 。 由 于 J 值 不 
FRR SEO. JERE EZ Sh, Ai h 
‘ET EA. ER 
乏 光 谱 线 系 。 它 们 在 排列 的 硕 序 上 ， 
或 是 在 强度 分 布 上 家 现 一 定 的 规 
律 性 。 

SEWER spectral selectivity 27 
外 各 拉 曙光 诸 回 启 于 分 了 光谱， 但 同 
StF AGEL Fh PFE BS SE HS ANS A [ed 
对 于 分 PRE AURS, HEE 
红外 光谱 中 出 现 ， 还 是 在 拉 受 光谱 中 
出 现 ， 是 由 光谱 选 律 决定 的 。 光 谱 选 
律 是 对 某 ，- 简 正 振动 的 红外 或 拉 蜡 光 
谱 活 性 的 判 据 ， 如 果 划 一 简 正 振动 时 
对 应 于 分 子 的 倘 极 矩 变化 不 为 零 ， 刚 
RAIEK, MZ, HAREE 
为 零 ， 是 红外 非 活性 的 ; 如 果 某 -~ 简 
正 扰 动 对 应 分 子 的 感 生 极 忆 率 变化 不 


为 零 ， 则 是 拉 曼 活性 的 ， 反 之, 其 感 |! 


RAL BE th EE WEH gE 
活性 的 。 

SER spectral instruments 用 
于 获得 、 记 录 、 分 析 光 学 光谱 的 科学 
Re. HHH ERE 
空 紫 外 开始 经 可 见 光 区 直到 远 红 外 


区 ， 光 谱 公 器 的 工作 对 人 象 为 发 射 光 ， 


谱 、 ROG. GH. BONER 


| 个 方面 ， 


等 ， 光谱 仪器 的 工作 原理 基于 光 的 发 
UR BOG. GN. OD. fT 
射 、 和 干涉 等 光学 效应 以 及 光学 信息 调 
制 技术 等 。 典 型 的 光谱 仪器 包括 以 下 
各 部 分 : 光 人 射 系统 、 光 色散 、 衔 射 
战 调制 系统 、 光 电 或 热电 探测 系统 、 
WER. ERICKA, El 
或 数据 处 理 计算 机 系统 等 ， 现 代 光 谱 


| 们 器 是 现代 光学 、 精 密 机 域 ， 微 电 


子 、 计 算 机 硬件 和 坎 件 技术 前 知识 将 
集 高 科技 系统 。 

SER spectroscopic carer 
在 用 粉末 电弧 作 分 析 时 ， 往 往 在 样品 
中 特意 如 和 一些 称 为 光谱 载体 的 化 合 
ay, VASE aK St OT TOR Ae Re 
E. 载体 的 作用 大 致 可 归纳 为 下 列 儿 
CO IRs, RE, 
FE RPSRRE) 的 杂质 元 素 
与 难 挥 发 的 莫 体 元 素 在 不 同 的 时 间 进 
ARAB, (2) 增加 分 析 元 素 进 入 
AASHRE, REAM ARICA 
物 为 载体 时 表现 较为 明显 ; (3) Æ 
SOT RR RR SA 
温 ; (4) 改变 元 素 在 燕 气 云 中 的 空 
lat, ERT ERAS PHRES 
HE. SRAM RR MRA XM 
FE, BOVE, BARR 
IEĦ AgCl, NaF, NaCl, Ga,0, 等 。 

光 强 度 light intensity 这 是 一 个 


: 不 太 严 密 (在 光度 学 中 只 有 描述 点 


光源 发 光 强 度 的 概念 ) ， 但 却 在 分 析 
工作 中 经 常 使 用 的 术语 。 通 常 所 说 的 
区 强度 用 来 描述 光束 中 所 携带 的 光 能 
量 大 小 【严格 说 应 是 单位 立体 角 中 
光束 发 送 的 光 通 量 多 少 )。 在 实际 工 
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作 中 可 以 将 光 强 度 理 解 为 均匀 光束 中 
单位 面积 所 包 穿 的 光 能 量 多 少 ， 国 为 
实际 分 析 测 试 工 作 针 对 的 是 光 与 物质 
的 相互 作用 ， 光 强度 较 大 就 有 较 多 的 
光 能 量 、 光 与 物质 的 相互 作用 较 大 、 


分 析 检 测 信 息 就 较 大 、 
JER light scallering 并 散射 是 : 
自然 界 常见 的 现象 。 妆 一 东 光 照射 到 


介质 时 ， 大 部 分 光 被 介质 反射 或 少 过 
介质 ， 另 一 部 分 的 光 则 向 四 面 八方 射 
去 ， 这 就 是 光 散 射 ， 散射 光 频 率 与 人 
射 光 的 夭 率 相同 的 称 瑞 利 散 射 ， 数 射 
光 频 率 与 人 射 兴 频率 林 同 的 称 拉 
RA. 

JER A RR light scattering de- 
tector 利用 物质 微粒 【包括 分 子 ) 
对 光 的 散射 作用 进行 分 析 的 检测 器 。 
当 某 一 波长 的 光照 射 在 物质 微粒 上 
时 ， 除 一 部 分 通过 物质 微粒 或 被 微粒 
吸收 外 ， 大 部 分 的 光 将 以 闻 样 的 波长 
向 各 个 方向 散射 【 瑞 利 散射 }， 获 射 
JE BOHR BE REE ARE AA 
SK. FERBCH Bo ERER EA 
的 检测 器 之 一 

光栅 的 光谱 特性 spectral specifici- 
ty of grating 在 光谱 仪器 中 采 出 衍射 
光栅 作为 色散 元 件 获 取 的 光谱 ， 称 为 
光栅 光谱 。 半 栅 的 光谱 特性 可 由 光栅 


方程 推出 : 光栅 的 角色 散 率 可 直接 由 | 


光栅 方程 的 微分 得 到 


dg m 
dà dcos8 


A LRA ERES RT ERK! 


m 成 正比 ， 所 以 使 用 二 级 光谱 时 角色 


散 率 为 使 用 一 级 光谱 时 的 2 售 ; 角色 | 


散 率 与 光栅 常数 d 《 相 令 两 条 杨 线 之 
BE) 成 反比 ,因此 尺寸 相同 的 每 
毫米 1200 AMER A 2 倍 于 使 


| 用 每 毫米 600 线 的 光栅 所 能 得 的 角色 
: EE, AEREE co 成 反比 ， 
说 明 在 较 大 衍射 角 下 工作 也 能 获得 较 


大 的 角色 散 率 ， 经 过 推导 ， 还 可 得 出 
光栅 的 光谱 分 辨 率 ， 


À ; 
二 — = N 
R AA m 


AP, VAR LH mE AR 


i 数 ， 因 此 采用 高 级 次 (m > 1), KE 


AB Cd- -定时 光 概 越 大 则 N BRK) 
吓 获 得 高 分 辩 率 。 在 实际 仪器 设计 制 
造 各 应 用 时 ， 上 述 各 种 参数 的 增 大 或 
减 小 都 受到 技术 、 工 艺 、 经 济 各 方面 
的 限制 ， 不 能 随心 所 向 没有 限 雇 地 追 
求 高 性 能 。 

SCRA prating equation WE 
光栅 上 衍射 时 衍射 光线 的 方向 可 直 音 
颖 入 射 和 包括 干涉 理论 推导 出 ， 

d( sing + sing) = mA 
(m=0,+1,+£2,---} 
AREWA. Ab, d 为 光 桶 常 
we, BUSES SR = APEC m 
REEK 600 ARE. SCM AL 
为 4 =1/600mm), a #18 4d A 


| MMR AA, m 称 为 光栅 的 光谱 级 


次 。 由 光 椭 方程 可 看 出 : 当 m 一 定 
(如 六 =1) H, 不同 波长 的 人 人 射 光 


| 以 同样 角度 a 人 射 ， 则 被 光 栅 衍 射 


后 射出 的 各 种 波长 将 以 不 间 的 方向 
(PIB) 分 散射 出 ， 这 说 明光 机 
可 将 混在 -- 直 的 复 色光 按 波 长 顺序 在 
空间 分 离 太 ,这 就 是 入 射 光 栖 的 色散 


2a9 
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H. H m=08f, o= +8, H 
此 时 光栅 没有 色散 作用 (a = -8 时 
JES FOP), iE 
CRE Re HER m =O EA OE 
RIE” m= 上 1 时， 各 波长 光 硕 


FHAD RE., A-R (HEA | 


MFH), m= 42, 43, -- BEA 
别称 为 正 、 摧 二 级、 三 级 光谱 ， 在 实 
用 中 国 高 弘 次 光谱 能 量 弱 还 有 其 他 一 
RP la. US RR ti i e 
使 用 。 

光栅 光谱 仪 。pgrating spectrograph 
用 鞠 桶 作为 色散 元 件 的 摄 谱 仪 就 是 光 


机 光谱 仪 。 常 用 的 光 榭 有 平面 光栅 和 
问 面 光栅 ， 相 应 的 摄 诬 仪 吓 平 面 光 凯 
SEAN AEH. AUER BRE 


谱 仪 比较， 光栅 光谱 仅 有 具有 以 下 优 
点 : (1) SBR; (2) 按 一 定 没 
计 的 光学 系统 可 以 使 线 色散 率 近 似 地 
为 常数 ， 不 随 波 长 而 变化 ; 
用 仪器 不 同 光 谱 级 次 的 光谱 工作 ， 得 
到 不 同 的 分 辨 率 和 线 色散 率 ; (4) 
BY DA FPO -— 58 A 4 
光谱 能 基 集 中 辆 射 在 某 一 光谱 区 域 : 


但 光栅 光谱 仪 岂 有 缺点 ， 例 如 光谱 级 


次 的 重 到 可 能 引起 谱 线 干扰 ， 使 用 时 
要 注意 分 离 。 光 棚 光 谱 仪 由 于 具有 一 
RPE. ABP Ra 
AEE AOS OP, RA A 2A 
市 丢 术 的 不 断 疏 进 和 发 展 ， 近 年 来 ， 
和 棱镜 光谱 仪 比较 ， 它 得 到 曹 加 广泛 
的 应 用 。 

光 覆 红外 分 光 计 grating infrared 


spectrometer 


(3) 利 | 


以 衍射 光 福 作为 色散 元 | 
件 的 红外 分 光 计 。 它 的 优点 是 分 辩 本 | 


RA CRRA Ral, See eo A fae 
至 少 为 名 ? 项 角 的 NaCl 楼 镜 的 3 
倍 ); 分 光 计 波长 校正 与 温度 无 关 ; 
在 最 件 条 件 下 ， 光栅 的 光 通 量 比 楼 镜 
A. SMTA. 

光栅 效率 grating efficiency ABT 
SC ADO ER SPAR 
的 百分数 . 

HÆRE optoacoustic cells ”进行 光 
FS ERRARE a REE m R RE ia 


o SER LA A oa 


的 光学 窗口 ， 池 内 充满 不 吸收 红外 光 
的 气体 。 气 体 压 力 变 化 产生 声音 ， 经 
微 音 器 检测 产生 电信 和 号， 经 前 置 放大 
器 放大 后 输入 傅 里 叶 变 措 红 外 光谱 仪 
的 主 放 大 器 发 信 导 处 理 系统 ， 再 经 博 
里 叶 变 换 将 干涉 信号 转变 成 吸收 光谱 
图 . SL A ORE oF HR ST Oh HE 
HR. 

XAH photocaustic spectrom- 
ety 利用 光 声 效应 获得 的 光 声 光谱 
进行 分 析 测试 的 方法 。 通 常 末 用 可 调 
WROTE, BOLERO ERT 
光谱 法 〈1laser induced photocaustic 
spectrometry } - BL BARK, w 
ERRER. KEPRI FAA, 
FS A LAS 9 AE PEE BR A 
irl Rh Vibe pA Le 
时 分 析 ， 而 县 可 用 于 研究 气体 离 解 ， 
KORRES, HRS 


i 时 过 程 。 汶 光 光 声 探测 技术 还 可 用 作 


其 他 分 析 仪 器 ， 如 气相 色谱 的 检测 器 
而 实现 两 种 分 析 技 术 的 联 用 ， 

X FEE WM photoacoustic spec- 
trometer 利用 光 声 效应 ， 将 经 调制 
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的 单 色光 照射 到 密封 在 光 声 池 中 的 试 
PE. HERHOR R ZIR G, 
TARE AD FM BR AS OH oh R E 
EGR., BR AB BEE ATA AE DA TT SI 
ASA Te POA AEE, URE 
OA ET AE FY HE S 0 oh ATR fa 
号 ， 就 可 获得 与 坛 样 特 件 有 关 的 分 析 


雇 定 性 的 作用 。 目 前 有 两 种 常 抑 的 光 


上 声 检 测 器 。 一 是 吉林 大 学 制造 的 JDY 


信息 ,这 就 是 光 声 光谱 仪 的 工作 原 | 


理 。 光 声 光 谱 仪 可 以 对 各 种 试 样 的 成 
分 、 结 构 进 行 分 析 ， 尤其 对 常规 光谱 
仪 难以 分 析 的 深 色 或 不 透明 的 试 样 以 
及 生物 活体 试 样 的 分 析 特 别 有 了 用， 
光 声 检测 法 
利用 光 声 效果 的 滚 相 色谱 检测 
方法 。 它 以 连续 激光 或 脉冲 激光 作 光 
源 ， 当 油光 照射 在 样品 上 ， 样 品 吸 收 


tion 


光 能 ， 在 密封 的 光 声 池内 ,将 一 部 分 |; 


SERB IE ET AES TREE AB RE fE 
样品 温度 升 高 ， 通 过 激光 调制 使 样品 
兆 度 以 一 定 的 频率 升降 ， 从 而 产生 声 
TFA). ET RS RO 
转变 成 电信 号 。 光 声 检 调 法 的 灵敏 度 
比 通常 的 紫外 检测 高 约 一 个 数量 级 ， 
是 一 种 新 型 的 高 灵 针 度 液 相 色 谱 
ME. 

HE BH photoacoustic spec- 
troscopy 物质 受到 受 激 拉 曼 激 发 后 
FERRERI, HRAJEME, M 
HEARR fT BOE 
谱 ， 好 为 光 声 拉 曼 光谱。 

光 声 探测 器 optoacoustic detector 
光 声 探测 器 与 FTIR 光谱 仪 配 接 时 ， 


是 放 在 光学 台 内 样品 室 中 ， 取 代 原 来 | 
的 样品 架 。 光 声 探 测 器 性 能 的 好 坏 在 


情 里 叶 变 换 红外 光 声 光谱 测量 中 起 着 


photoacoustic detec- ` 


系列 光 声 探测 器 ; 二 是 美国 MTEC 光 
声 公司 制造 的 MTEC 系列 光 声 擦 测 
Te. JV 光 声 探测 器 性 能 好 《 灵 繁 
度 . 防震 、 抗 噪声 干扰 等 )、 体 积 
小 ， 和 一 用 仪器 电源 ， 可 放 在 FTIR 仪 
器 中 ， 也 可 配 接 在 真空 型 FTIR 仪器 
土 在 真空 光学 台 内 工作 。MTEC 光 声 
探测 器 人 性 能 好 ， 灵 敏 度 也 比较 高 ， 它 
带 有 一 个 电源 和 和 放大器， 体积 较 大 ， 


| 不 能 全 部 放 在 FTIR 仪器 上 。 


ÆR light beam 在 光学 中 常 把 
光 简 化 成 光 能 量 传 播 方 向 的 几何 直 
线 ， 以 一 定 规律 合 在 一 起 的 许多 光线 
称 之 为 光束 。 光 东 中 的 各 条 光线 可 以 
有 相同 的 传播 方向 【 称 之 为 平行 光 
东 ) ， 也 有 相交 于 一 点 的 情 癌 《会聚 
光束 或 发 散光 束 )。 从 不 同 出 发 点 、 
条 散 无 序 向 四 其 八方 行进 的 许多 光 
线 ， 不 能 形成 光 东 。 

光束 聚焦 附件 
zing accessories 
RR. 

SEI HE luminous flux ÆA 
可 以 感受 的 电磁 辆 射 ， 所 以 光 通 量 是 
AAR ST LA BRS Bl SG RR EN 
辆 射 通 量 条 ) ， 即 光 适 量 等 于 辐射 通 
BOAR RHA, RBH 
HOT ADR S| ac E.R 
是 人 眼 对 种 种 渡 长 辐射 的 相对 灵 匆 度 
变化 关系 (包括 在 充分 照明 条 件 王 
的 明 视 见 丙 数 和 照明 微弱 时 的 暗 视 见 
PAR, MBAR - Re, AU AIREH, 
PARE PARE RAS AR E ) 。 


light beam focali- 
见 红 外 光 柬 于 
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EE optically transparent e- 
lectrode; OTE 光谱 电化 学 中 通常 使 
FRAY Hs RS At BE, dn Sn, ， 
In,0,, Au, Pre, RE RTF 
BAE (玻璃 或 石英 ) 上 而 制 成 的 . 
或 是 由 金属 丝 编制 网 状 面 成 。 透 
Æ. 

光 微 扰 - 电 子 顺 磁 共 振 
turbation-eleciron paramagnetic reso- 


光 微 扰 - a PIR 


optical per- 


nance 


检测 磁 共 扼 不 同 ， 是 直接 记录 受 光 激 | 


发 的 洲 液 中 产生 的 三 重 态 或 自由 基 的 
ESR 性 态 信 叶 的 - -种 方法 ， 相 当 于 时 
闫 分辨 电子 及 位 共振 。 这 种 实验 采用 
半期 性 泗 制 的 激发 光 ; -一 种 是 单个 光 
脉冲 《可 用 脉冲 式 激光 );， 另 一 种 是 


连续 波 。 和 多 用 于 分 析 顺 磁 样 总 的 动力 


学 问题 。 

次 纤 optical fiber 
可 见 闪 或 近 红 外 党 的 导体 ， 为 光 导 波 
RR, HATER, POA 
BH. 中心 部 的 折射 率 比 周围 要 大 ， 设 
计 成 可 将 光 封 闭 在 光纤 中 心 的 式样 。 
有 中 心 部 直径 为 数 微米 的 单一 模式 的 
光纤 和 数 十 微米 的 多 模式 光纤 ， 其 主 
要 成 分 为 石英 。 有 折射 率 阶 段 性 变化 
币 按 一 定 比 例 逐 新 变 比 两 种 形式 。 有 
的 光纤 传送 损失 可 降 至 1db + km-' 以 
下 。 光 纤 主 要 用 于 光 通 售 、 激 光 测 语 
的 传送 线路 ， 也 用 作 温 度 、 压 力 、 音 
波 等 的 传感器 。 


oh 


一 种 用 于 传送 | 


i 


Xi ER optical fiber sensor 
又 称 光 纤 化 学 传感器 ， 如 光纤 荣光 传 
Bae. RASS, WTS 
Bea A RE, AREER 
RE. Jha Soe tt SS EE 
Se RS Ma AA A SA ey A Be 
灭 作用 制作 的 相位 移 法 光纤 氧 传 感 
器 ， 其 传 感 膜 由 人 染料 、 聚 硅 谓 、 健 药 


| 土 等 涂 在 我 片上 而 成 。 若 将 固 相 免疫 


测定 的 原理 用 于 光纤 传感器 上 可 以 制 
作 光 纤 免 疫 传 感 问 。 姐 通过 有 机 硅烷 
化 试剂 将 抗体 或 抗原 直接 粘 附 在 光纤 
末端 以 构成 . -种 你 定 且 具有 选择 性 的 


| 光纤 免疫 传感器 等 。 光 纤 传 感 器 已 经 


得 到 日 益 广泛 的 应 用 ， 是 一 种 简单 、 
快速 和 现场 分 析 的 重要 方法 。 

光纤 共振 和 拉 有 光谱 optical fiber 
resonance Raman spectroscopy 是 用 
光 导 纤维 作为 探头 测 得 光谱 信号 而 获 
得 的 共振 拉 瞎 光谱。 通常 适用 于 环 
境 、 化 学 或 生物 体系 中 ， 所 测 的 样品 
— RB, 

光学 多 道 分 析 仪 optical multi- 
channel analyzer; OMA -~-#P FAS 
道 方法 快速 检测 微弱 光谱 信号 的 电子 


| 光学 系统 ， 采 用 计算 机 可 作 实时 自动 


插 息 处 理 和 数据 存储 ， 能 输出 光谱 数 
所 和 光谱 图 。 目 前 ， 已 广泛 采用 增强 
光电 二 和 极 管 阵列 器 件 (增强 型 CCD) 
作为 OMA 的 检测 器 。 
光学 多 通道 分 析 忆 ”optieal multi- 
channel analyzer RAB II eH 
EC a Se EER 
统 ， 主 要 由 光学 单 色 仪 、 光 学 多 通道 
检测 器 、 信 号 控制 和 数据 处 理 等 部 分 
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组 成 。 它 取代 了 传统 光谱 测量 中 的 感 
光板 ， 将 感光 时 间 缩 短 到 纲 秒 级 ， 同 
时 也 大 大 提高 了 系统 的 寻 筷 度 。 
HFM light mixing ILA AE 
HATETE SE R PE SP A AC AE FRA YF 


用， 并 同时 发 射出 牙 外 一 种 频率 相干 | 
光 的 现象 .发汗 硝 合 相 开 作 用 的 非 线 


性 极 化 率 ， 控 其 阶 次 ， 可 分 为 三 波 混 
频 、 四 波 混 频 和 多 波 混 频 。 在 电 侦 极 
AUT PRR BEE ERA 


中 心 对 称 的 各 向 异性 光学 晶体 ， 而 在 


各 类 光学 介质 【包括 有 中 心 对 称 的 
和 各 向 同性 的 介质 ) 中 都 可 以 发 生 
PU ae 2 LE 

光 诱 导电 子 转移 
ectron transfer; PET EHATAL 
aT ARS RENAE. “a> 
StF HAAS FRA SERB SP 
以 及 发 光 基 团 通过 适当 的 连接 臂 结合 
ERR, Bs PRIME 
ASAE EOS SAAD, M 
子 受 光 激 发 后 ， 受 体 部 分 的 最 高 Ss 有 
SUH (HOMO) 上 的 电子 会 向 发 光 基 
Mij HOMO 轨道 转移 ， 从 而 阻止 了 
HAH RRA, MPH 
光 的 区 诱导 电子 转 称 萃 天。 该 分 子 结 
合 客体 后 ， 受 体 部 分 氧化 电位 升 商 ， 
光 诱 导电 子 转移 过 程 热 力学 上 不 再 占 
RA, BRAKE T RRR ES H 
IOE, BUSA CEM “SF” OE. 
在 由 分 子 给 体 与 分 子 受 体 组 成 的 超 分 
子 体系 中 ， 同 样 会 发 生 光 诱导 电子 转 
称 。 BERE ERRETORE 
SKS FBT 

光 与 物质 相互 作用 


interaction he- 


photoinduced el- | 


i 


tween light and subsiance JERI ZU 
质 上 时 ,会 出 现 透 射 、， 反 射 、 折 射 ， 
散射 偏振 、 光 发 射 ， 光 吸收 等 等 一 
系列 现 家 。 这 些 现象 的 实质 是 光 与 物 
质 原子 、 分 于 间 的 相互 作用 结果 ,是 
ARSHAK. BE., Be 
yin aR By AOS ARR E AR A, S 
ony Se BEAR, HERES Fe 
METRI FREER, HEMT 
HH YONDER We a a ae RE. 不 同 波 长 、 
不 同 物质 柏 互 作用 的 结果 各 不 相同 ， 
从 而 可 直接 利用 光 与 物 质 的 相互 作 
Fl, 直接 或 间接 地 分 析 检 浏 物质 ， 光 
庶 分 析 及 其 他 种 种 光学 分 析 的 实质 就 
是 如 此 。 

光源 light source ”能 辐射 出 光 能 
基 的 物体 。 逮 度 高 于 热力 学 温度 零度 
的 任何 物体 都 会 发 出 热 辐射 或 光 辆 
射 。 在 分 析 领 域 所 指 的 光源 是 能 辐射 
出 从 真空 繁 外 到 远 红 外 波段 范围 内 不 
可 见 或 可 见 光 辐射 的 物体 。 常 用 的 光 
WA AER CET Sh eR ET. EY 
T). TAREN., BOE. RS 
光 二 极 管 ， 等 等 。 在 不 同 的 分 析 检 测 
工作 中 ， 需 应 用 不 同 的 光源 ， 它 们 基 
于 不 同 的 物理 、 北 学 机 理发 光 ， 具 有 
不 同 的 辐射 光谱 组 成 和 不 阿 的 强度 、 
结构 形式 ,机电 构 造 也 各 不 相同 。 
HR ”glossiness ”物体 表面 具有 
完善 镜面 反射 性 能 的 程度 。 任 笨 表面 
的 光泽 度 与 其 表面 微观 粗糙 度 直接 相 
关 ， 越 粗糙 光泽 度 越 低 。 表 面 光 泽 随 


| 人 射 光 偏离 表面 法 线 的 角度 而 变化 ， 


偏离 角 增 加 光泽 增 衣 。 光 译 度 的 测 攻 
通常 以 辕 定 的 人 射 角 进 行 检测 ， 如 在 
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PRS le ee (Ae. th ee 
AE, AFERRA. 

WEA Lucigenin 光泽 精 是 一 绿 
ee CBIR, 最 大 
-、 发 射流 长 约 在 
| 50Gnm。 碱 性 条 人 忻 下 
Ro Bes ee 

】 产 和 强烈 化 学 发 光 ， 
主要 发 光 体 是 NHI 
ALY We BE] Be Ey HE E 
约 为 442nm (LRT). MARHE 


金属 离子 可 以 催化 过 氧化 氨 氧 化 光 洋 | 


精 产生 织 烈 化 学 发 光 的 性 质 、 可 灵 奏 
检测 这 些 金属 离子 。 此 外 ， 临 床上 一 - 
些 重 要 的 还 原 剂 如 入 坏 血 酸 、 尿 酸 、 
葡萄 糖 等 与 光泽 精 反 应 亦 可 产生 化 
学 发 光 。 
光 致 变色 
洗 液 状态 的 物质 在 此 外 或 短波 长 扣 
见 光 的 照射 下 颜色 改变 ， 置 于 晴 处 
颜色 复原 ( - 般 复原 的 速度 较 慢 ) 
的 现象 。 变 色 的 原因 有 质子 转移 引 


生成 、 环 的 盱 弄 等 ， 但 一 般 变 色 机 
理 不 小 分 清楚 。 某 些 无 机 物 如 
HgsSzl ZnS 等 具有 光 致 变色 的 特 
性, ie. a. PEBR, CEZA 
KOE. BIE, IKE g ig 
HEMURMAMS ARDEA A 


的 光 致 变色 物质 。 这 些 有 机 物 多 从 | 
| Aye Ee SR A A oD a GL 


ABR MEE. RE A 
BRE. BREIL B, AMER 
AS fa Hy FS 19 Tl PRS ELA A fo 
色 、 上 庄 力 变色 等 特性 。 

ABA photoionization; PE af 


| WAYE A (photo-induced ioniza- 
| tion), 是 用 光照 射 样 晶 分 了 于， 使 样 


品 分 子 吸 收 能 量 而 实现 离子 化 的 方 
E. 在 各 种 光源 中 ， 由 于 激光 具有 高 
能 、 单 色 、 易 于 调制 、 可 聚焦 成 激光 
徽 束 等 特点 。 当 使 用 激光 为 离子 化 光 
源 时 ， 称 为 激光 电离 【laser ioniza- 


| ton, LI) 或 激光 解 鹃 电离 【laser 


desorption ionization , LDI), 利用 
聚焦 的 激光 来 照射 样 毅 表面 ,形成 
启 部 高 温 等 离子 体 ， 检 测 等 离子 体 
中 的 正 、 负 离子 ， 可 以 进行 表面 和 
TERE St BT. UL BR MGR EL (laser 
probe , LP). 

HÆÆ photoluminescence 分 
子 或 离子 等 吸收 时 外 或 可 见 光 后 ， 再 


| 以 紫外 或 可 见 光 的 形式 发 射 能 量 的 现 
photochromism 固体 或 | 


Ra MFCR BRA. BHR 
度 随 激发 波长 变化 的 光谱 称 为 激发 光 
谱 ， 随 发 射 波长 变化 的 光谱 称 为 发 射 


| 光谱 。 激 发 光谱 与 发 射 光谱 间 符 合 斯 
1 托 克 斯 规则 。 光 致 发 光 可 用 十 研究 物 
A EBC yA PE | 


项 的 电子 状态 ， 发 光 物 质 的 首 量 分 
析 ， 发 光 体 的 分 子 取向 ， 发 光 过 程 的 
动力 党 等。 采用 发 光 探 针 ， 可 以 大 大 


”扩展 光 致 发 光 的 应 用 范围 ， 在 生物 医 


学 、 环境 科学 等 额 域 有 广阔 的 应 
用 前 景 。 

光 致 异 构 photoisomerization 通 
过 光化学 反应 引起 的 异 构 现象 。 分 


及 其 他 分 子 吸 光 后 将 能 县 传递 给 发 
生 龙 至 异 构 的 分 子 即 增 繁 异 构 两 种 
情况 。 比 如 师 烃 在 光照 下 发 生 的 顺 
反 异 构 互 变现 象 是 最 为 人 们 熟知 的 
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例 于 。 动 物 视觉 最 初 的 过 程 就 是 光 |， 


ETEM tt CMR Bikes 
Seo IWS, WR BT LS a AE 
子 的 移动 、 开 藉 闭 环 或 经 历 这 些 过 
程 分 子 内 发 咎 了 重组 等 ， 

光 轴 optical axis 


《例如 球面 的 球 心 ) 的 连 线 ， 称 为 透 


镜 的 光 轴 。 由 多 块 透镜 组 成 的 复杂 光 


学 系统 ， 所 有 各 透镜 覃 面 的 果 率 中 心 


都 应 在 同一 根 直 线 上 (HARR) | 
在 光学 分 析 拉 器 的 光学 系统 中 ,还 有 | 


反射 镜 ， 棱镜 、 光 栅 等 使 光线 传播 方 
向 宽 变 的 光学 元 件 . 整个 系统 的 光 轴 
不 再 是 一 根 直线 而 由 儿 段 方位 未 同 的 


真 线 连 接 、 形 成 折线 ,在 这 种 非 共 轴 | 


系统 中 应 分 段 考虑 光 传 递 问 题 。 

光 于 活化 分 析 photon activation 
analysis 以 YY 光子 为 辐 照 源 将 样品 
中 稳定 核 转换 为 放射 性 核 泰 的 活化 分 
村 方法 。1954 HEA (R Basile) 
首先 将 电子 回旋 加 速 器 用 于 光子 活化 
分 析 ， 测定 有 板 化 人 台 物 中 的 氧 。{Y， 
n) 是 根据 光 核 反应 进行 活化 分 析 的 
EZRM, WIR TROD BCH, 
(y. D 上 反应 也 是 同等 重要 的 。 该 法 
BRA SCL A. RRID. E 
确 应 好 等 活化 分 析 的 共同 特点 之 外 ， 
述 有 其 自身 的 特点 ， 如 能 测定 中 子 活 
化 分 析 不 能 测定 的 元 素 C，Be、Cd、 
Ph, MEN, 0, F 和 某 些 中 等 质 
量 或 重 元 紊 如 Fe. Ni, Cr, Ti, Nb, 
Mo, Zr, Tl 等 能 获得 比 中 于 活化 分 
析 更 高 的 更 组 度 ， 对 于 高 洛 钠 量 的 生 
物 样 品 ， 不 存在 热 中 子 活化 分 析 中 所 


由 两 个 曲 而 转 | 
成 的 透镜 ， 其 前 后 两 面 曲率 中 心 | 


产生 的 ”Na 引起 的 强烈 放射 性 的 影 
Wey, YY 光子 的 穿 透 能 力 比 带电 粒子 
SR, ALE ALA ORL dh Lak RR 
FECES BAER RE, FH 
ERRE TH tos el. BORA 
E., y 光子 引起 的 核反应 比 中 子 活 化 
RMA, WK BHO ERIRE 
比 中 子 活 化 分 析 低 1 -2 个 数量 级 ， 
设备 复杂 和 价格 品 贵 。 参见 活化 
RHR. 

HF 46 36 photon correlation 
spectroscopy = — Fb FA TWIRRE 
态 行 为 的 特殊 技术 。 如 果 按 检测 频率 
位 移 来 划分 、 则 把 检测 频 移 范围 在 
1 ~10"Hz 的 动态 阐 性 光 散 射 称 为 光子 
相关 光谱 技术 。 

7 FARE BNE Mt wide angle 
laser scattering photometer 主要 应 用 
PERO AO, j 
BOG. SC. eR. P.O 


| 镜 、 散 射 凶 、 光 电 售 增 管 和 数据 处 理 


系统 等 。 它 可 在 较 大 角度 (30° ~ 

140°) 范围 测定 散射 兴 强 角度 分 布 。 
W—4k FE normalization method 

-种 常用 的 色 溢 定量 方法 。 归 -… 化 法 

是 把 样品 中 各 个 组 分 的 峰 面 积 乘 以 各 

自 的 相对 校正 因子 并 求 和 ， 此 和 值 相 

当 于 所 有 组 分 的 总 质量 ,， 即 所 谓 

“H”, PRAI oP ae 

可 用 下 式 计 算 。 

Af. 

RR aT Tag TA 0 

S.A Boo. A BR A 

对 校正 因子 ; A Ap. +. A, BS 


| 组 分 的 峰 面积 。 如 果 操 作 条 件 稳 定 ， 
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也 可 以 用 峰 高 归 一 化 法 定量 ,此 时 组 
| 闪 率 受到 影响 ,因而 硅 腔 的 应 用 受到 


分 的 记分 含量 可 按 下 式 计算 . 
AS 

Af, thf, +o +h f, O 

stp, An 

BATES FRERE T EE EAD EE E E 

T; AL. hy. vty 


Pi% = 


aa *P Airy fA SP AGAR BE. FETE 
色谱 图 上 显示 色谱 峰 . 

担 一 化 结构 因子 nonmalized struc- 
tore factor 经 过 校正 的 结构 因子 ， 用 
E Rho 


F 
En = 一 = 


af Enu Ef) 


AP, Fua RAST kel 的 结构 因子 ; A 


BPR TORTERRA Ti ew | 
| 微粒， 粒度 为 5 ~ 40km， 比 表面 积 


是 与 唱 系 和 衍射 指标 有 关 的 整数 ， 通 
WAL, EH MEA Pe ET 
frat As A A HT OX 射线 波长 对 原子 散 
HETRE (AAF sind/a 的 
ae). 相当 于 使 用 了 点 原子 模型 。 
测定 晶体 结构 时 ， 在 直接 法 中 用 归 一 
化 结构 因子 代替 结构 因子 推测 衍射 的 
相 骨 ， 可 使 问题 简化 。 

规程 regulation 为 设备 、 结 构 或 


产品 设计 、 制 造 、 安 装 、 维 修 或 使 用 | 


而 规定 的 操作 或 方法 的 文件 。 规 程 可 
以 是 标准 、 标准 的 一 部 分 或 与 标准 无 
关 的 独立 的 文 性 。 

GR silica ge ERRATA BD 
固体 吸附 剂 。 在 气 - 固 色谱 中 可 用 于 
FORKS. SR. ARS ASP, 
在 液 -图 色 庶 中 可 用 于 极 性 化 合 物 的 
分 析 。 由 于 硅胶 表面 硅 醇 基 团 的 强 豚 


fiasco ht, ASE BRER | 


附 作用 ， 常 使 色谱 峰 形 不 对 称 ， 使 分 


眼 制 。 但 当 奎 胶 经 过 衡 生化 处 理 后 ， 
硅胶 表面 的 活性 基 团 被 封闭 不 再 有 活 
性 ,或 通过 键 合 其 他 极 性 化 合 物 来 调 


| 整 其 极 性 ， 键 合 相 的 硅胶 得 到 了 广泛 
h, 为 各 组 分 的 峰 | 
高 。 用 归 化 法 定量 时 ， 必 须 保证 样 | 


的 应 用 : 

ERE EE HE silica TLC plate 
HA 5% ~20% GEMAA HEB 
PARK RR, HARTE- 
PRR MAR eR 
FABER. HEERE i. 


| 它 是 使 用 最 广泛 的 薄 层 色谱 板 。 在 其 


中 可 以 加 入 荣光 齐 ， 用 以 检测 分 开 的 


| 有 机 物 斑 点 。 可 用 于 各 种 物质 的 分 


离 。 娃 胶 层 厚 庶 一 般 为 250jm， 高 敦 
薄 层 厚度 则 小 于 200um。 娃 胶 为 多 孔 


300 ~400m? ，g  。 孔 低落 围 为 20 ~ 
15. Onm {通常 为 4 ~ 8am), Lee 
RA, BR ch AI OR AT OR GO 
效 分 离 。 

ERE RMT BI silica-gel 
substrate ion exchanger 在 硅胶 微粒 
RACKS AFTER 
所 得 到 的 离子 交换 剂 。 如 在 硅胶 表面 
HERE LEAR. BEA 
羧 酸 基 的 硅烷 ， 就 可 以 得 到 硅胶 基质 
的 阳离子 交换 剂 。 该 类 离子 交换 剂 能 
耐 较 高 压力 、 热 稳定 性 好 、 分 高 效率 
高 、 通 常 不 产生 洲 胀 和 收缩 、 耐 有 有 机 
WA, BARMERA AEE, MH 
硅胶 基质 填料 只 能 使 用 中 性 和 允 酸 性 
流动 相 。 . 

ERRA silica adsorbent g 


236 gui #5 


和 鹏 是 用 处 最 广 证 的 一 种 吸附 剂 。 是 由 
EFL SiO, Fa ORR eR. 吸附 
FARERE AAA OR RE AFL 
AH BRAM AAR ER SE 
ce, A RER R PT aE AO pi 
齐 。 主 要 用 于 吸附 分 离 极 性 大 的 物 
质 ， 如 除去 气体 、 液 体 中 水 各 强 极 性 
杂质 ， 硅 胺 是 请 层 色 谱 板 的 最 常用 固 
定 相 。 粒 度 通常 为 5~4 和 jm 上 比 表 面 
积 为 300 ~400m . g ',， 比 表面 积 大 ， 
By BE A) Ti So A Hy) Oe A RE 
NORA, HK BR REBA Spe 
至 强 极 性 的 物质 分 离 - 

硅烷 化 法 silanizing 对 载体 进行 
钝 化 处 理 的 一 -种 方法 ， 通 过 硅烷 化 试 
剂 二 甲 基 二 和 气 罕 烷 或 六 甲 基 二 硅 胺 与 
载体 表面 的 硅 醇 基 团 进行 反应 ， 队 去 
载体 表面 的 氛 刍 结合 能 力 ， 以 改善 裁 
体 家 面 的 性 能 。 具 体 做 法 是 将 载体 浸 
泡 于 二 甲 基 二 氮 肆 烷 的 甲 长 溶液 中 ， 
LAR, UGA Ree. ET 
备用 。 

EERE silanized support FE 
质 表面 通过 硅烷 化 反应 导 人 米 基 链 作 
功能 基 团 的 色谱 填料 ， 如 Cs HE. C 
KH. SRK MARA AMER 
化 载体 。 

ME diatomite 
KR, ERE EET ERIRE 
Af SiO0, 
0. 002 ~0. 15mm, AMRBBA, E 
软 而 轻 ， 相 对 密度 A-9, FLR 
BEA. iA 90% ， 有 极 强 的 吸水 性 ， 


是 趣 、 声 和 电 的 不良 导体 。 在 化 学 [ 


炎 中 ， 澡 用 作 俱 化 济 中 的 辅助 物 或 载 


ERA | 


. nH,0, 个 体 很 小 ， 为 站 


| chemistry; TUPAC 


i HE., ef 


体 . 还 可 作 填 料 、 吸 附 剂 、 洗 将 剂 、 
金属 的 掠 光 剂 和 用 以 制造 水 玻璃 。 在 
制 糖 . 食品 和 石油 工业 上 用 作 
漂白 剂 。 

国际 纯粹 与 应 用 化 学 联合 会 
ternational union of pure and applied 
世界 著名 化 学 家 
和 各 国 化 学 团体 联合 组 成 的 学 术 组 
织 ,，1919 年 成 立 ， 秘书 处 设 在 英国 
牛津 。 它 是 国际 科学 联合 理事 会 
(ICSU) HRR. EREE: 为 促进 
各 会 员 国 化 学 家 之 间 的 持续 合作 ， 研 


in- 


| 究 纯 粹 化 学 和 应 用 化 学 方面 急需 规范 


化 、 标 准 化 战 制定 法 典 的 重要 国际 性 
问题 ， 与 处 理 屁 学 问题 的 其 他 国际 性 
组 织 协 作 ， 为 纯粹 化 学 和 应 用 化 学 在 
各 方面 的 进步 做 出 贡献 。IUPAC 的 各 
力 机 构 是 会 员 代表 大 会 ， 每 两 年 一 
次 ,具体 讨论 和 通过 各 专业 委员 会 提 
出 的 报告 和 推荐 的 命名 法 、 标 准 、 术 
语 ， 符 号、 原子 最 必 计量 单位 等 相关 
国 于 1979 年 9 月 加 入 


RAH 
国际 单位 制 【1S1) 


international 


| system of units; SJ] 是 1960 年 第 十 一 


iB RASH RIE RS 
采用 的 一 种 单位 制 。 国 际 单位 制 符号 
S 是 #% MX Systeme International 
中 Unites 的 缩写 ， 它 由 Sl A fie, Sl ia] 
头 和 SI 单位 的 十 进 偿 数 与 分 数 单位 
三 部 分 组 成 。Sl 单位 包括 基本 单位 、 
辅助 单位 和 导出 单位 。 基 本 单位 有 7 
个 , 即 ， 质量 单位 一 -千克 (kg); 
mE $ ieh Cs), 电流 单 
位 安培 CA): Pi 32 iB Be A 


MBit guo 297 


位 FR we CK); 物质 的 量 单 
位 一 一 摩尔 【molyi 发 光 强 度 单 
位 一 一 坎 德 拉 (cd)。 辅 助 单位 有 西 
个 ， 即 ; 平面 角 单 位 一 一 弧度 (rad) 
与 立体 角 单 位 一 一 球面 诬 (Cor), 时 
出 单位 由 基本 单位 和 辅助 单位 导出 ， 
力学 、 声 学 . 热学 ,电学 ET. M 
学 、 物 理化 学、 版 子 和 分 子 物理 学 等 
各 种 物理 量 除 了 用 基本 单位 和 辅助 单 
位 表示 之 外 ， 几 平 都 可 用 导出 单位 表 
Ro HPTR F 
SEA LEG TA) 
具有 专门 名 称 的 
导出 单位 
HEE A 
i Sp SF fig 
FU Be Beas 
By SP os AL fe 
aA ay ENA 


所 单位 4 导出 单位 


22EAN 


SIH] 

ST 单位 的 十 进 倍 数 菇 十 进 分 束 单 位 
SL 单位 制 消除 了 用 向 一 单位 表示 不 
同 的 物理 其 和 用 不 同 的 单位 表示 相同 
fy ey ae HR LB, ea wR 
用 或 并 用 的 不 统一 的 现象 ， 适 用 于 所 
有 的 专业 领域 ， 有 利于 促进 了 国际 间 
科学 技术 的 交流 与 搞 易 往来 。 

家 计量 基准 national primary 
standard of measurement 在 特定 的 计 
BSA SMA HS HRA 
最 高 计量 学 特性 ， 既 国家 鉴定 、 批 准 
作为 统 - :全国 量 值 最 高 依据 的 计 
BHA. 

果蔬 酸度 测定 acidity in fruits and 


vegelables 果蔬 中 含有 的 有 机 酸 包 括 


WA mete dr gi nt et 


MR. FEM. STR. FSR, 
HER., EARE, EFE, FL. 
TA ARS, MEER RBE 
BBE SE PT. A 
酸度 常用 0. 1mol - L NaOH pE 
液 滴定 法 来 测定 。 有 时 用 测定 食品 中 
的 pH 值 来 表示 有 效 柄 度 。 各 种 有 机 
酸 的 含量 的 测定 ， 是 先 将 其 衍生 化 为 
A. 再 用 气相 色谱 法 测定 ， 或 者 直接 
用 高 效 液 相 色 谱 法 测定 。 

果蔬 营养 分 析 nutrition analysis of 
fruits and vegetables ” 指 水 果 和 蔬菜 营 
TRARRE, AME. RE. 、 糖 
5}. KATERE REEK, w 
Sy A a LR A Se, 

过 饱和 度 super-saturability TET 
ROAR |, RAR SRR 
iL TUE IRL K Et, ARER 
沉淀 。 要 得 到 沉淀 物 ， 不 同 的 物质 需 
雪 这 其 的 程度 不 同 。 用 过 饱和 度 来 表 
示 这 个 过 其 的 程度 。 过 饱和 度 是 指 溶 
液 中 非 平衡 离子 浓度 U 与 平衡 溶解 
HS SMA, TA =U -5。 
常 使 用 想 对 过 饱和 度 更 方便 ， 相 对 过 


饱和 度 = 六 。 为 了 产生 某 些 沉淀， 


不 同体 系 所 需 的 相对 过 入 和 度 不 同 ， 
例 tm: AgCl, 1.7; SrS0,, 10; 
BaSO,, 32; PbSO,, 45, 在 沉淀 过 
BO, HUMARRK, ERB 
Aa), BRS. Ae 
越 低 ， 形 成 晶 核 的 体积 越 大 ， 晶 粒 数 
越 少 - GRE RPA, RAE 


29% guo 过 


都 很 困难 。 因此 沉淀 分 离 过 程 最 好 是 
在 的 的 相对 过 饱和 度 下 进行 。 
过 饱和 溶液 


supersaturation solu- 


ton — ERRET, TERRA : 


PE AD PERE AE apt PEEL YP A EE E 
与 从 洲 液 中 析出 的 速率 相等 ， 此 时 的 
洲 液 称 饮 各 溶液 ， 浪 质 的 溶解 量 最 大 


BAI. Tiere ， 
状态 的 溶液 ,此 状态 下 溶质 的 浓度 暂 | 


人 财 超 过 了 和 饱 各 济 液 时 的 滚 度 。 例 如 ， 
将 20 和 的 乙酸 销 愧 和 水 溶液 非常 小 
心地 冷却 到 0 ， 过 量 的 乙 柄 钠 暂 时 


不 会 因 温 度 降 低 而 析出 ， 即 形成 了 过 | 
HRR SRC A 一 小 粒 乙 酸 


钠 蝇 种 或 剧烈 搅拌 此 沙 液 ， 就 会 蓄 坏 
这 种 亚 稳 定 状 态 ， 立 即 析出 乙酸 钠 晶 
体 ， 直 到 形成 对 应 0% 的 稳定 的 饱和 
BR. 

过 程 分 析 化 学 process analytical 
chemistry 是 指 在 传统 工业 生产 过 程 
P, MRR, 工艺 流程 条 件 的 优化 、 


中 间 产 物 分 析 到 最 终 产 品 的 质量 检 ， i 
| Oso 2), Y | dH/d491 一 0( 或 


验 ， 总 称 过 程 分 析 ， 以 求 降低 能 源 、 
资源 和 时 间 消耗 提高 生产 效率 和 产 
品质 量 。 过 程 分 析 化 学 要 求 分 析 人 员 
走出 实验 室 ， 进 入 生产 过 程 参 与 质量 
保证 。 这 是 -- 门 新 学 科 ， 是 关于 发 明 
与 发 展 新 的 在 线 分 析 方法 、 分 析 技 
AR, HEL RA LEHR 
合 性 很 强 的 交叉 学 科 。 有 离线 分 析 、 


现场 分 析 、 在 线 分 析 . 线 内 分 析 |， 
(inline analysis) 和 线 外 分 析 {或 称 | 


非 接触 分 析 ) 几 个 不 同 的 技术 层次 。 
过 渡 时 间 transition time 
电位 法 及 其 有 关 的 方法 中 ， 由 开始 电 


在 计时 ， 


和 解 至 被 测 物 在 电极 表面 的 请 麻 降 为 
零 ， 引 起 电位 隆 所 消耗 的 时 闻 。 

过 渡 性 信号 transition- state signal 
是 样品 区 带 菠 在 流动 过 程 中 径 向 和 
轴 和 启 分 散 而 变性 后 得 到 的 信号 ， 旦 
前 高 后 低 略 有 彻 尾 的 罕 峰 状 。 产 生 
的 条 忻 是 进 样 体积 小 于 产生 稳 态 信 
号 的 最 小 进 样 体积 。 此 信和 号 与 FIA 
系统 的 物理 与 化 学 动力 学 状态 有 密 
切 关 系 。 因 此 ， 系 统 的 流速 RA 
浓度 ， 访 路 的 长 短 和 形状 ， 特 别 是 
进 样 体积 的 大 小 ， 均 影响 过 访 性 信 
SMA. 

WH overshoot line tH HY Fh FE 
线 (extra line) 。 无 规 样品 的 ESR 谱 
中 的 吸收 峰 来 源 于 具有 与 外 磁场 召 
平行 的 主办 方向 的 那 部 分 顺 磁 物种 的 
Bit, Kith ESR 谱 的 主要 峰 线 可 
得 到 有 关 主 值 的 信息 。 例 如 具有 轴 对 
RBS, RRMA SCH) = 
sind’ | da/dél (@-A R H z PARR A, 


2 
1d@‘di¥}—+ oo ) 时 ,表示 在 H AIRS 
有 吸收 强度 的 急剧 变化 , 即 出 现 很 强 


的 吸收 峰 。9=0,9 = 时 ,分 别 相当 


于 z 方 向 和 秒 平 面 的 主 辅 方向 与 外 
磁场 吾 平 行 ,因而 有 很 强 的 吸收 峰 。 
但 有 时 ,除了 主轴 方向 以 外 还 存在 一 
we fa BE CAR oh By OO A E 
|d#/de|—0) ,这 些 角度 称 为 角度 异 
常 ,而 由 此 引起 的 吸收 峰 是 在 主轴 方 
向 的 峰之 外 多 出 来 的 谱 线 ,就 称 为 过 
击 线 ( 或 外 来 线 )。 铜 ( 下) 化 侣 物 的 


过 guo 29% 


ESR 谱 中 常会 出 现 过 占线 。 
te filtration 
离 的 基本 方法 之 n HAREE 


一 起 通过 计 滤 器 ,沉淀 物 留 在 过 滤器 


E, PRT RAR). 
TTS IE. AE, RT 
FAD. ERE RET BK RIE BY PE 
BAH WT EAR. RR AR 
不 同情 况 ， 林 选用 不 同 的 过 滤 方 法 。 
常用 的 过 滤 方 法 有 三 种 : {1) 常 压 
过 滤 ; (2) BURT: (3) 热 过 滤 . 
Rt AY anaphylaxis 处 于 某 种 
免疫 致 第 状态 下 的 机 体 ， 在 抗原 侵入 
时 所 引起 的 -种 速 发 型 过 敏 反 应 ， 展 


RRS | 


于 1 型 变态 反应 。 给 已 用 某 种 抗原 到 
敏 的 动物 ， 静 脉 注射 少量 的 抗原 后 可 
在 数 分 钟 内 引起 种 种 发 作 而 死 六 。 有 


时 即使 不 把 抗原 注射 人 静脉 ， 也 可 引 
起 此 种 反应 、 例 如 青霉素 过 敏 性 休 
克 。 过 敏 皮 应 是 抗 皮 致 化 的 结果 。 
过 失误 差 gross error; mistake er- 
mr 由 于 测 革 人 人 员 的 过 失 和 而 产生 的 
数值 远大 于 正常 情况 下 的 随机 误差 和 
系统 误差 的 误差 。 过 失误 差 因 人 而 


F, 无 规律 可 循 。 不 管 渤 成 过 失误 差 | 


的 具体 原 内 是 什么 ， 只 要 确 知 存在 过 
RE, POSADA EA et 
值 从 一 组 数据 中 剔除 。 

TAPE ewe over pressured 
thin layer chromatography; QPTIC 也 
WY tA A a. FE 20 世纪 70 年 
代 末 发 展 起 来 的 一 种 新 型 色谱 分 析 技 
A, 它 综 合 了 常规 TLC, HPTLC 的 
优点 ,同时 吸取 了 HPLC 的 某 些 特 
A. 采用 了 -- 个 加 压 超 微 色谱 室 ， 吸 


| 附 剂 完 爹 被 共有 一 定 外 压 的 塑料 膜 覆 


fm, 展开 剂 通过 菜 以 恒定 速度 展开 的 


| 一 种 特殊 的 平面 液 相 色谱 技术 。 它 有 


如 下 特点 : 加 压 超 微 色 谱 室 可 看 作 是 
将 高 效 液 相 色谱 柱 打开 平 放 ， 上 加 气 
体 或 水 压力 绥 冲 室 ， 其 上 半 部 为 任意 
可 变 的 外 高 压 ， 下 兴 部 为 硬 金 属 板 ， 
展开 剂 在 压力 下 流动 ， 所 以 线性 展开 
要 求 吸附 剂 层 边 绿 封闭， 控制 溶剂 
流 ， 可 以 进行 连续 展开 、 双 向 展开 种 
高 速度 样品 展开 ， 比 HPTLC 分 辩 率 
高, HERA MD, Ff BI 
HPLC 的 洗 脱 色谱 图 . 

i Ee EB fA SE over pressured 
liquid chromatography; OPLC NIE 
注 层 色 谢 法 条 。 

过 所 草 栈 类 化 合 物 peroxyoxalate 
过 氧 革 酰 类 化 合 物 【《 工 ) 包括 草 酰 
K. RER., RRR AE RR 


”生物 ， 是 一 类 常见 的 高 效率 化 学 发 光 
试剂 。 其 产生 化 学 发 光 发 射 的 中 间 体 
i 为 1,2- 二 气 杂 环 丁 二 酷 (I). àb 


FRASH 1, 2- 一 氧 杂 环 于 二 羡 
CH) 中 间 体 可 将 能 量 和 转移 给 某 一 菊 
光 化 合 物 ， GAPE. AR 
最 常用 的 过 氧 草 酰 类 化 合 物 是 TCPO 
[ 双 -(2,.4,6- 二 气 葵 其) HRM], fE 
FRI TRAA 18% . 

过 氧化 酶 - 抗 过 老化 酶 技术 ”pem- 
cidase-anti-peroxidase technique 一 种 
RRM RICA. BBA RE 
氧化 物 酶 与 免 杭 过 氧化 物 酶 免疫 复合 


， 物 来 检测 组 织 中 的 抗原 或 抗体 。 将 组 
， 织 切 片 与 家 免 抗 体 一 起 解 育 ， 使 其 特 
| RE Mea PRG tt at HR He 


300 guc iy 


LC, EAMARMR Saw. tH 
IgG 把 抗原 结合 的 抗体 连接 到 PAP 复 
合 物 上 ; REJER EES, E 
产生 盟 色 反应 .这 种 方法 由 于 PAP 


复合 物 的 放大 效应 ， 比 单独 酶 染色 方 ， 


法 灵敏 得 多 ， 

SSL IR catalase test 用 
于 测定 一 证 的 细菌 菌株 是 符 产 生 过 氧 
EARE. AMAAL (R 
EHARA P W Se 
H. ERILE A HRSA 
ARANT 阳性) 。 如 用 会 血 


培养 摹 时 ， 要 小 心 防止 过 氧化 所 和 培 


养 基 接触 ， 因 为 红血球 含有 过 氧化 氢 
酶 ,会 产生 假 阳性 反 诬 : 


WER eGR Hahn echo 
T 的 脉冲 序列 作用 下 形成 的 自 族 回 


! 波 。 因 为 哈恩 (Hahn) 首先 提出 这 


| ARE FL RS, 


故 称 为 哈恩 回 
波 。 参 见 电 子 自 旋回 波 条 。 

哈 克 尔 截 面 Harker section 测定 
晶体 结构 时 ， 在 向 量 空前 中选 出 的 特 
HAM. AHR H D. Harker 提出 
TIFA. RAKE, Re 
效 点 系 的 原子 之 间 向 量 会 落 在 -- 些 特 
TR i, HE P 2, 空间 群 中 ， 
FAAS 6 MR AA 2, BIER, h 
此 对 称 性 联系 起 来 的 一 对 等 效 原 子 的 
堂 标 分 别 为 《*，y，z) A Cx, 


Ptr. =a), EAZA kat 


会 落 在 平面 y= 二 上 ， 这 种 平面 就 是 


i 哈 克 和 尔 截 面 。 在 向 量 空间 选 算 适 当 的 


哈 克 尔 截 面 ， 就 可 以 推导 出 头子 在 晶 
胞 中 的 坐标 位 置 . 

哈 特 利 检验 法 = Hartley's test 
种 统计 检验 多 个 方差 齐 人 性 的 方法 。 使 
用 的 检验 统计 量 


E = 


AP, S TS 分 别 是 被 检验 的 
个 方差 中 的 最 大 与 最 小 方差 。 当 由 实 
验 样 本 数据 计算 的 fF 大 于 哈 特 利 检 


meme hai 30l 


iF AA PAE RHE KPa | 
AME HR fon - I NA ， 


Finn WHS) .与 其 他 方差 之 问 存 
在 显著 性 差异 、 相 检验 法 只 适用 于 潮 
量 次 数 m 相 人 问 的 各 方差 的 检验 。 
EEB Hartman diaphragm 

用 于 发 射 光谱 的 - 块 由 金属 制 成 的 多 
FLUE FEAR. DR ACE PERE AT, BERET 
FES EM. FER LE mE FEAR 
同 阶段 的 光 通 过 光 盖 相同 孔径 摄 在 感 
FEAR A fal fie BL. AT AS A SR E 
板 . BORED] HE fy UAB AT eR 
ERTZE, 


RIEA method of Hariman | 


interpolation ”了 哈 特 螺 内 播 尘 考虑 了 楼 
镜 介 陆 的 折射 率 与 波长 的 关系 ， 给 出 
了 一 个 较 寻 的 计算 方法 BRE 
公式 为 
A=Agt (ain ) Va 

AP, aAa 为 未 知 波长 ; a BARE 
REAM, e 为 在 该 波长 区 域内 
的 常数 ;nm 为 棱镜 物质 对 不 同 波长 的 
折射 率 ; mm 为 常数 ; 当 波 长 间隔 不 
Kit (RAK): a 为 常数 。 上 上 式 
ESM AINE BAR. FRRAT 
更 为 简化 的 近似 公式 


A=Ay ta Tr 

FAH, Ag, C, dy 为 常数 ; d, AH 
EHE- ABM A, ES. ea 
三 条 已 知 谱 线 的 波长 沟 AL. Ag. AG, 
每 条 谱 线 到 所 选 点 距离 为 d. d, 
d, RAHBAR, TIAR: 


i 


解 以 上 3 个 方程 ， 可 得 As, C, d, 
fi, AAA Be BT ARE 
Bd, RABA., MIRER 
知 庶 线 的 波长 。 

哈 维 法 method of Harvey 在 激发 
条 件 … 定 与 谱 线 自 吸 可 以 忽略 的 条 件 
下 ， 谱 线 强 度 i 与 其 邻近 背景 强度 
A, 之 比 ， 与 试 样 中 被 测 元 素 的 浓度 < 


| 成 正比 


AF, ££ 为 比例 常数 ; Loy Se BS 
上 背景 的 强度 若 指 定 每 条 谱 线 分 近 
PET A 1 ， We =kCE uy -l)a & 


aatos, Witt =0.5 作为 能 
B B 


HE EER A E R P SD E OR I ee R 
R. REAR RRE c 时 
lott 


i 
ikea) 
. fy is 


fees 
-和 各 
由 式 可 知 ,让 = 2c0， 伐 大 上 = 时 
Chen I) e = leg Chg ~ 1), 式 
中 ,co 称 为 灵敏 度 系数 。 知 道 了 c, 
测定 fi, MTU RARE PRI 
素 的 浓度 rz。 该 法 的 准确 度 可 以 达到 


| 30% ~50 和 名。 了 哈 维 法 对 大 量 样品 的 半 


定量 便 行 分 析 是 十 分 方便 的 。 
海洋 污染 ”ocean pollution EEL 
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占 地 球面 积 的 71 和 , AE ABER | BK 


; 流 变 大 和 灵敏 度 下 降 ， 其 检测 限 约 为 


的 水 体 。 昌 前 受 污 染 最 严重 的 是 靠近 


工业 爱 达 地 区 的 海域 ,海洋 污染 有 以 
下 特点 : 
了 海上 舱 行 的 船只 ， 海 上 袖 和 外， 还 
育 沿 海 和 内 陆地 区 的 城市 和 工矿 企业 
ARBORS Hei, Ia KX ABE A HE. 
如 随地 上 的 污染 物 可 通过 河流 进 人 海 
实 。 大 气 污染 物 电 可 以 通过 气流 运行 
到 海 祥 上空， 作为 本 水 降 人 海洋 . 
(2) 污染 的 持续 性 强 、 和 卷 害 性 大 ， 
海洋 是 各 地 区 污染 物 的 最 后 归宿 ， 污 
染 物 进入 海洋 后 ， 很 难 再 转移 出 去 ， 
不 能 浪 解 和 椒 易 分 解 的 污染 物 【如 
HERRA HAKAT), EERE 
HAREK, ARE, ERA 
过 迁 称 转 化 而 扩大 和 危害。 (3) 污染 
范围 大 ,世界 上 的 各 个 海洋 是 互相 沟 
通 的 , 海水 也 在 不 停 地 运动 着 , 污染 
物 在 海洋 中 可 以 扩散 到 任何 前 落 ， 
RESH helium ionization 
detector 用 于 永久 性 气体 超 微量 分 
本 的 一 种 检测 器 ， 它 的 工作 原理 是 ， 
CA PRS HE Ae SO ee TH 
Rye EST, TR A BO 
子 在 强 电 场 的 作用 于 ， 具 有 很 大 的 能 
BH, SAE TH, PHRASE 
至 具有 19. 6eY HRM MRA {或 称 
亚 稳 态 ) ， 当 载 气 中 含有 电离 势 比 所 
激 改 电位 低 的 被 测 组 分 并 通过 电离 室 
时 ， 该 被 测 组 分 即 与 亚 稳 态 的 所 原子 
碰撞 而 被 电离 ， 使 电离 定 有 较 大 的 离 
子 流 输出 。 除 氛 之 外 ， 其 他 永久 性 气 
导 它 都 有 响应 ,这 种 检测 器 必须 用 高 
纯 握 ， 理 则 其 中 的 杂质 就 会 使 本 底 电 


(1) 污染 源 多 而 复杂 , Bk i 


| 


10% ~10"g*s-'， 线 性 范围 为 107 

SALAMA oxygen specific 
response of the flame ionization detec- 
tion system; O-FID 主要 用 于 汽油 中 
售 氢 化合 物 的 分 析 、 检 测 原理 是 基于 
把 含 氧化 合 物 裂解 为 CO， 然后 表 经 
EWAH CO 转化 成 甲烷 ， 用 FID 
检测 。 氧 的 信和 号 基本 上 与 化 会 物 的 总 
SURAT RRM, SRM RR 
AK, REMIT RA. EDTA ap 
THSSBSR TRB ATE BRE 
FF. OFID KERR A 6Opg + st 
(90)， 线 性 范围 为 18 。 含 气 化 合 物 
的 选择 性 受 分 子 量 影响 很 大 ， 高 成 数 
的 含 气 化 合 物 因 氧 原子 在 分 子 中 所 占 
比例 很 低 ， 故 选择 检测 含 氧 化 合 物 的 
REETA. 目前 多 限于 检测 C。 以 
下 的 含 氧 化 合 物 。 

BHEN sample in sample 
out method ”选择 对 被 测 组 分 有 最 大 
吸收 且 受 其 他 组 分 吸收 干扰 最 小 的 波 
RAM ERE, WER RR 
光度 ， 然后 用 同一 吸收 池 测 定 不 含 该 
被 测 组 分 溶液 的 吸光 度 〈( 即 背景 吸 
收 ), 二 者 的 差 值 即 为 样品 的 净 
RAR a 

SHEHE merging zones tech- 
nique Je FIA 节省 试剂 的 技术 之 一 ， 
典型 的 合并 带 技术 是 指 将 试 样 带 和 试 
齐 带 分 别 注入 到 两 路 管道 长 度 相 等 和 
流连 相同 的 载 流 中 ， 热 后 在 汇合 点 合 
F. 这样， 试剂 只 是 在 需要 时 才 加 
A. SUR AR PRM aR. E 
优点 是 节省 试剂 并 使 流 路 系统 得 
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RK he 


到 清洗 . 

合 三 标准 物质 synthetic reference 
material 本身 不 能 直接 使 用、 而 是 
FS i aX Pir ia tan HE Bs HE By E 


如 50, BARE -种 标准 纯 气 源 , 使 


”用 之 前 ,在 一 定 温度 下 通 入 --- 定 流量 
的 载 气 配制 成 所 需要 的 标准 气体 。 
合成 代谢 anabolism ” 指 细 胞 的 组 

成 成 分 合成 的 总 过 程 . 包括 从 最 简单 


的 前 体 合 成 和 从 其 组 分 合成 两 条 途 
径 。 与 分 解 代 澳 相反 ,但 都 伴随 能 量 | 


代谢 ， 合 成 代谢 为 涯 能 反应 ，ATP 为 
其 提供 能 十。 

食 戌 橡胶 的 监 定 方法 identifica- 
合成 橡胶 又 


tion of synthetic rubber 


称 人 造 橡胶 ， 证 指 以 化 学 方法 侣 成 的 | 


高 分 子弹 性 体 。 根据 化 学 结构 有 烯烃 
R, CRER, TRAMER, HF 


BERA TERRE, TRR, TA 
KEFIR ERIE, AAN 


RE, ATER. EURE, FHE 
PRERE., EPA Ste 
ERZAR. ERRE. RUBE i 
ARI TARER., JARRE RS 
BR. CARRS. PHARRRBA 
RARE EKA MAE. ME, i 
Zit. mB. MATER. Baw 
后 ， 可 制 成 人 各 种 橡胶 制品 ,、 监 定 合 成 
橡 腔 时 ， 先 鉴定 其 外 观 品 质 、 拉 伸 性 
能 、 弹 性 等 ， 再 用 红外 光谱 等 手段 整 
定 其 主要 成 分 以 确定 其 为 何 种 合 
成 橡胶 。 

核 纯 分 析 analysis of nuclear grade 
按照 核 十 业 对 材料 纯度 的 要 求 ， 测 定 
核 纯 材料 中 的 杂质 含量 。 

RH 


nuclear magnetic reso- 


nance; NMR UR RCA A RE D. 
描述 其 特性 的 是 自 旋 量子 数 A 
TD 的 核 在 磁感应 强度 为 B, 的 外 加 
PE HIR AIER 《27 + 
1) CARRER., Em ARR 
为 【通常 在 射频 区 ) 的 电磁 辐射 
B. HBE ky teir GK RMD 
磁 能 级 的 能 量 间 隔 AE 相等 时 ， 核 体 
ATR REY, POE BR SRR IT, 
lA wwe. ARAE», 


(o =") seme ee He y 及 外 加 
T 


HRW B, 直接 有 关 。 利 用 此 可 获 
得 化 合 物 分 子 的 内 部 的 许多 针 
HIRE. 

H ES the t 
resonance imaging; NMI 若 对 试 样 施 
加 一 个 已 知 的 线性 梯度 矿 场 ， 试 样 中 
处 于 垂 育 二 此 梯度 方 摧 的 平面 中 的 核 


nuclear magnetic 


阿 的 共振 频率 ,这 -特定 频率 的 
NMR 信和 号 强度 正比 于 该 平面 中 的 核 
自 旋 数 ， 此 时 的 NMR (SS Ee 
自 旋 密度 的 投影 。 沿 梯度 方向 上 不 同 
垂直 平面 内 的 核 处 于 不 同 的 磁场 中 ， 
有 不 同 的 频 褒 共振 ,。 沿 着 梯度 方向 依 
次 扫描 ， 获 取 试 样 核 自 旋 体 审 度 的 分 
布 情 况 ， 此 时 梯度 裤 场 场 强 便 成 为 成 
像 截 向 的 标志 。 当 梯度 场 施加 在 互相 
垂直 的 2 个 方向 或 3 个 方 击 上 ， 经 打 
拱 便 可 获得 平面 或 立体 的 NMR 自 旋 
密度 的 分 布 图 ， 称 为 自 旋 密度 成 炊 。 
现在 已 发 展 了 许多 或 像 方法 ， 辑 投影 
重建 成 像 ， 灵 敏 点 、 线 扫描 成 像 ， 选 
RAR. SRR, Te 


JUu4 he 核 


换 NMR RR. T. T, REER H I] 
像 ， 定 域 NMR 成 像 等 。 它 获得 的 信 
BS X #4 CP ( computed tomo- 
graphy) 的 信息 政 补 ， 更 可 以 获得 许 
多 X-CT 不 能 获得 的 信息 ， 现 已 成 为 

核磁 共振 条 件 


Tesonance condilion 


nuclear magnetic 
被 分 析 试 样 放 在 
ee B 由， 冉 施 如 一 频 训 为 


(通常 在 射频 区 ) MEHIB, Æ, 
| nance KEMIE AHIRNA 


能 谤 如 恰好 与 试 样 中 欲 分 析 的 指定 
BR AAP ESE IE BBA AE H 


CMAs Soe Gite eee 
PERCE. IMS : 
BLET SUA ABABA IE] ARRIETA Ef 


许 的 ， 即 要 求 两 核 自 旋 磁 量子 数 之 差 

AM, = +1, Alt, RRB RA 

共振 具有 一 个 数值 。 共 振 必 须 满足 
hy =AE = | Ey... -Ey | 
=AM, - y HB, =y AB, 


a p- u= -上 
或 "=" a= Bo, HPA Sy- 


AH, 六 是 普遍 克 常 数 : y 是 核 素 的 
磁 旋 比 ; o EAR, ow =20e, E 
而 易 见 、 核 磁 共 振 频 率 与 外 加 静 磁 场 
ERE B, REHE. 在 相 阿 名 下 不 同 核 
FASE LE BS FR REE H y AB 


不 同 。 凡 1=0 的 核 如 ”C 等 是 不 会 有 
| 核 都 有 自 旋 运动， 产生 核磁 矩 ， 记 以 
| js 它 的 绝对 值 取决 于 自 旋 量 


核 凡 共振 信息 的 。 

核磁 共振 中 的 弛 着 relaration in 
NMR AMA TRA RES R 
BaP i AS RR A A 
EA ate A. ARR 
或 同时 通过 这 两 种 方式 来 进行 。 
NMR 自 旋 能 级 能 量 间 隔 小 ， 远 小 于 


t 


分 了 振动 能 级 ， 更 小 于 电子 能 线 ， 因 
此 它 的 自发 输 射 的 几率 几乎 为 零 ， 
NMR 信和 号 也 容易 饱和 。NMBR 信号 之 
所 以 能 维持 是 靠 弛 丈 ， 弛 瑰 常 分 为 模 
PRG RRS, RO aL 
自 旋 状 态 的 相互 交换 来 实现 ， 而 后 者 
是 通过 热能 的 形式 传递 给 周围 的 
“环境 ”来 实现 的 。 
核磁 - 核 四 极 双 共振 


netic-ouclear quadrupole double reso- 


nuclear mag- 


PRS RAE, RE 
TR, POER ILIRA RAE ATT R A BEE 
ANE Mz DORR ete iS BR. AES 
ea POU ER ik Q 的 四 极其 振 频 率 


| 和 非 四 极 自 旋 核 P (比如 ' 开 核 ) 的 


DESL Se Hi RHE, BT A FG. 
两 种 核 自 旋 系统 之 间 的 耦合 关系 ， 采 
用 绝热 去 磁 或 旋转 坐标 系 中 核磁 - 核 
MRLE, HQ RR OR RE 
HS PRBS. WPL Q 
ARZE RE eR REM 
TARAA EMEA FB. 使 Q 
E DEM AT ER OU I) AE Eea P A 
旋 。 当 辐 照 场 频率 扫 过 整个 四 极 共振 
KRM. RMP ARM PID. E 
REGO 自 旋 四 极 共振 图 庶 。 

核磁 起 


nuclear magnetic moment 


FAN 

lnl SEBs ITAY 
式 中 ，gn 是 核 的 朗 德 因子 ; B 是 核 
EF: 核磁 和 矩 在 外 加 磁场 Z 方向 上 
的 投影 有 : Hn, = gnBnm:，mi RBA 
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Wem OR, He AA Dunk max) = 
BnBnts 

核磁 矩 的 拉 摩 进 动 Larmor preces- 
sion of nuclear magnetic moment 根据 
经 典 力学 理论 ， 上 有 了 厂 矩 的 原子 核 
【或 电子 ) ， 因 其 和 白 旋 运动 高 速 旋 转 
而 相当 于 - -AER HEES MEA 
yj By PEE -AIR (M x B,) 
BOPP FA. RER ETR B 作 
Wie idk BN ULB (Larmor) 进 动 ， 
拉 摩 进 动 的 角 频 率 os -yB。，Y 为 
核 或 电子 ) 的 磁 旋 比 。Y 值 的 正 负 
BRE TESEH, y HERH B, 
作 左 旋 圆 进 动 [ exp ( -iwot) ] ,y Af 
EMA B, fit ye P z i ep 
Cint} |e 

T nuclear magneton REE 
的 单位 ， 记 以 By. 其 值 为 By = 


P25 9505 x 10 "eT, AX 
grem, 


MTER m, 是 电子 质量 m, 的 1836 
È. ATLA REF A FART cb A% 
BS, 

EHARA nuctear spin- 
spin coupling ” 核 自 旋 基于 数 1z0 的 
核 在 静态 坊 中 有 (27+ 1) 种 自 旋 状 


每， 它们 的 磁 矩 的 方向 与 大 小 各 不 相 


网， 所 形成 的 附加 磁场 通过 连接 核 间 
化 学 键 的 传递 而 作 岂 于 与 其 连接 的 
核 。 这 种 作 贞 二 相互 的 ， 称 为 自 族 - 
AMS. 它 是 靠 核 自 旋 与 成 键 电子 
的 自 旋 之 间 及 成 键 电 子 之 间 的 相互 作 
用 逐一 传递 的 ， 与 核 所 在 分 了 的 取向 
AR, 是 一 种 标量 的 耦合 。AB 两 核 
之 各 的 这 种 作用 能 五 与 它们 的 自 旋 


BFR. 的 标量 积 成 正比 : E= 
Jalota AP, Jet AR-A RMA 
常数 ，- 般 简称 为 炮台 常数 ， 其 基 纲 
六 Hz。 它 由 分 子 结构 所 决定 ， 与 外 
加 静 磁 场 强度 无 头 。 硝 合作 用 导致 核 
Be BE he ER at -Aar a EA 
细 的 结构 。 分 析 谱 图 精细 结构 的 形成 
可 确定 分 子 内 部 各 基 团 之 间 的 联结 关 
系 ， 进 而 获取 分 子 总 体 的 空间 结构 。 
Ak OER E NMR 波谱 法 中 极其 
ERHAN. HARAM MS, R, 
UY-Y 坊 等 光 详 法 中 得 到 的 特有 的 
信息 。 

核反应 nuclear reaction 粒子 
CBE. RF. BET, y 光子 等 ) 
或 重 离 了 与 原子 核 之 间 的 相互 作用 引 
起 的 各 种 变化 的 过 程 。 核 反应 是 宇宙 
中 普遍 存在 的 自然 现象 ， 现 今 存在 的 


化 学 元 束 除 氮 之 外 都 是 通过 核反应 合 
| ea. HEMT AA Be FOR 


同 ， 核 反应 可 分 为 中 子 核反应 、 带 电 
粒子 核反应 和 光 核 反应 三 类 。 按 A 入射 
粒子 能 量 大 小 、 核 反应 鲜 分 为 低能 核 
反应 ， 人 射 粒 子 能 量 <5 x 10'eVY; 中 
能 核反应 ， 入 射 粒子 能 量 在 5 x 
i’ ~10"ey 之 间 ; 高 能 核反应 ， 入 


射 粒子 能 量 > 10*eV 三 类 。 [ 注 ; 

leV= ( L602 189 2 + 
; 0. 000 004 6) x 10- 9。 

核反应 截面 ”cross section 一 -个 入 


SPRL see iy Ais BE tE 
发 生 某 一 核反应 的 几率 。 它 表征 该 原 
子 核 与 入 射 粒 于 相互 作用 引起 核反应 
可 能 性 的 大 小 ， 是 核 案 的 一 种 属性 。 
Ho 表示 ， 具 有 面积 的 医 网 ， 国 际 
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AEn. HAMERS, Hb 
表示 ，lb=10 "m; 

核 分 析 nuclear analytical method 
又 称 放射 分 析 ,， 指 通过 测定 放射 性 或 
核 现象 进行 微量 分 析 的 方法 。 核 分 析 
中 常用 的 方法 可 分 为 两 类 : 
放射 性 同位 索 作 指示 剂 的 方法 ， 如 : 
放射 分 析 法 、 放 射 化 学 分 析 、 放 射 免 
疫 分 析 、 同 位 素 稀 释 法 等 ; {2) 选 


FF MAR AGE REM AE ER PE 
品 ， 探 测 样品 中 放出 的 各 种 特征 辐射 


的 性 乔 科 强度 的 方法 ， 如 : 活化 分 
析 、 粒 子 激发 、X 射线 荧光 分 析 、 稳 


斯 经 尔 谱 、 核 十 共振 谱 、 正 电子 和 淹没 ， 


和 同步 辐射 等 。 放射 分 析 方 法 与 … 般 
分 析 方 法 相 比 ， 有 下 列 特 点 ， 基于 测 
BRR Hira, TR 
高 ， 淮 确 度 高 ， 分 析 速 度 快 ， 方 法 简 
nak, Rea), ARATE 
坏 样 品 结构 等 。 

核 辐 射 nuclear radiation JR FH 
BE, RRM MARTE A 
MAB. BRUNA y HOR. o 8 
AN. 辐射 与 中 子 辑 射 以 及 各 种 加 速 
器 中 加 速 的 粒子 束 辐射 等 .、 核 辑 射 通 
过 物质 时 ， 与 物质 相互 作用 损失 其 能 
量 ， 并 引发 物质 发 生 …- 系 列 物理 和 化 
学 变化 ， 借 此 可 以 探测 掖 辐射 ， 也 是 
开发 应 用 核 辐 射 《如 辐射 育种 、 辐 
射 加 工 、 食 品 町 射 保存 等 ) 的 基础 。 

WSR nuclear radiation 
detector 能够 指示 、 1 RAMEE 
辐射 与 核 辐 射 控 测 器 内 的 物质 相互 作 
用 而 产生 某 种 信号 (如 电 、 光 脉冲 


G) 用 | 
， 包括 气体 电离 探测 器 、 闪 烁 计数 器 、 


| 道 过 对 放大 后 的 信号 的 分 析 ， 可 以 确 
定 粒子 的 数 且 、 位 置 、 能 量 、 动 量 、 


KIHE. 速度 、 质 量 等 物理 量 。 按 
记录 信号 的 方式 . 核 辐射 探测 器 分 为 
计数 器 与 径 迹 室 两 大 类 。 计 数 器 以 肪 
冲 形 式 记 录 和 分 析 辐 射 产生 的 信息 ， 


半导体 探测 器 、 多 丝 室 和 漂 称 室 等 。 
径 迹 室 是 通过 记录 和 分 析 辐 射 产 生 的 
径 迹 图 像 测 量 核 辆 射 ， 包 括 核 乳胶 、 
BEAMS, ATES MRIS. Aik 
径 迹 探测 器 等 。 

HA nucleoside Erm ph Bt D- 
核 精 或 脱氧 核糖 键 合 构成 的 分 子 、 可 
由 从 头 合成 途径 合成 ， 也 可 出 核 苷 酸 
分 解 代谢 途径 产生 。 

FEAR nucleotide 核 苷 的 情 部 分 
RRB. RAR. BE 
OS Oe FERS BA ES SRR K 
PRA TS ABR TE Jy tA Se YB oe 
E, BRANES WAT HRA 
存在 外 ， 凶 成 为 各 种 辅酶 或 辅酶 的 组 
成 成 分 。 糖 部 分 为 DD- 核 糖 者 为 核糖 
HTE, ah RNA KM RA. BR 
Sty D-2'- EB BR AY A IB 
苷 酸 ， 可 由 DNA 水 解 获 得 。 加 酸 水 
解 时 易于 分 离 出 嗓 岭 碱 基 ， 而 不 易 分 
Py ESE RE. HE KR RNA 所 得 
AMT. RESET KBR 
式 和 标准 样品 的 种 类 可 得 到 2'-，3'- 
或 5 - 克 酸 ， 而 2 -磷酸 和 3- 磷酸 可 
由 酶 的 作用 经 过 2 ，3"- 磷 酸 本 而 发 
生 转 移 。 在 物体 中 也 存在 着 cAMP 那 
种 于 核糖 的 3,5' 间 形成 的 环 状 


或 材料 结构 的 变化 ) 的 器 件 或 装置 。 | ERE, 
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核 癌 偶 极 相 直 作用 internuclear 
dipole-dipole interaction #289 É WEIA 
Bh AE AR aE BE EER OT. AT 


内 核 | REA M, 受 男 外 .一 核 2 的 磁 | 


EM, 的 磁场 作用 ， 同 样 M, 也 受到 
M PEM RHE, APR 
的 相互 作用 称 为 偶 极 - 偶 极 相互 作用 。 
这 个 偶 极 相生 作用 能 Hp 为 

M, Ms 3(M, (8 


4 
F 


Hy = 


Af Wie A RE ROM, = yh; M, = 
Yh, ?是 核 素 的 磁 旋 比 。 eB 
RM 2 HEA 0, 距离 为 r， 
SERRE EF yyh r? C1 一 
Jeh, TT ME 54} FR AE, 
固体 物质 中 以 的 这 种 偶 极 子 的 相 下 作 
用 导致 NMR 谱 线 产 生 复 杂 的 精细 结 
构 。 在 液体 高 分 辩 NMR 中 由 于 分 地 
的 快速 无 规 运 动 ， 这 种 作用 被 平均 化 
了 ， 林 以 林子 考虑 。 

核 间 耦合 作用 


intermuctear cou- 


pling 在 分 于 内 此 至 分 下 之 间 ， 原 于 | 
核 之 癌 存在 状 随 种 磁 相 互 作用 ， 称 为 i 
核 间 耦合 作用 。 由 于 这 些 作用 使 核磁 


共振 谱 图 中 有 关 谱 峰 呈 多 重 峰 。 耦 台 
作用 之 一 是 两 核 核 矿 失 产生 的 直接 的 
AREY. ES OTH Raa 
x, RHAARAS. Cees ie 
RMU ot SR BS 
作用 之 一 是 两 核 核磁 矩 通过 它们 之 间 
Wik Bie eH, Abe A A 
合 ， 它 与 分 子 的 取向 无 关 ， 是 一 种 标 
BRT. 

RW internuclear double 
resonance; INDOR 核 问 双 共 振 的 方 


: 


| 法 所 记录 的 共振 频率 与 一 般 的 NMR 


谱 有 很 大 的 区 别 。 它 是 将 观测 射频 频 
Ky, BRA ER BOHRA, 


同时 畏 照 场 B mR, ee 


围 之 内 ,连续 改变 B, 的 频率 ， 持 过 
全 谱 ， 记 录 观 测 峰 的 谱 线 的 幅度 的 变 
化 ， - 般 这 个 变化 太 约 是 峰 高 的 
20% ~ 50% ， 这 就 是 INDOR f H, 
改变 观测 峰 位 可 获得 一 系列 INDOR 
谱 。 它 的 特点 是 (1) 被 监视 的 谱 
线 与 被 干扰 的 谱 线 若 无 共 同 能 级 时 ， 
无 INPOR 信号 ; 有 共同 能 级 时 ， 才 
出 现 INDOR ff. (2) INDOR JFE 
有 正 有 人 负 ， 由 两 谱 线 所 涉及 的 跃迁 的 
3 个 能 级 关系 来 确定 。- MEER 
KEX RMH UIE INDOR ÈS, A 
MAREEA MAI INDOR 信和 号。IN- 
DOR Kier LA EG RER 
HEW, BRERA oH 
相对 符 导 ， 发 现 重 倒 信 号 中 所 隐藏 的 
ak, ETR RR GA AAA 
析 。 此 方法 仅 在 连续 波 核磁 共振 诺 仪 
上 实现 ， 

核 孔 膜 nuclear pore film 将 10~ 
15pm FAHRE PENA (REAR 
TRR), GFA Be ae HE 4 a AE 
t. FRM ERAKI, 8 
后 在 -- 定 温度 下 用 化 学 试剂 侵 俐 成 -- 
RRL. BARA BL 
ROBT. LA, ABH, Aha 
以 较 精 确 地 控制 。 

HIRAF nuclear Lande factor 
核 朗 德 因子 反映 了 原子 核 的 特性 ， 以 
an RT, HERAA L KAARE 
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lay! HE01 ~6 2), HORE | 
AVC, ARRRAM EB. MPH 
| FAH., SOU Ae Be AS a SR Pe 


gn = 5. 58536. 
RK E i a 


nuclear Over- 


hauser effecL; NOE if Al -种 护法 | 


振 ， 观 测 另 一 种 核 的 共振 信号 ， 是 核 
与 核 之 疗 的 效应 。 当 用 一 射频 场 作 用 
FA IER HERES, 


相应 核能 级 的 布 居 数 相等 ， 这 样 改变 


TSB KM SK A PERE TE 
局 数 的 平衡 分 布 ， 这 时 其 他 核 自 旋 有 
关 能 级 上 的 布 届 数 差 所 发 牛 的 变化 ， 
取决 于 被 辑 照 核 与 观测 核 的 伐 旋 比 
Yi M yso BATTER E BCH BF at oh 
WERGE Et BL 


理 进 行 的 话 ，NDF 的 增强 因子 ? 达 | 


BURA, y= 5， 使 S 核 的 信号 放 大 


f=l+n i. HR H 而 观测 CC 时， 
信号 强度 为 原来 的 3 倍 。 观 测 *N 时 ， 


因 yw <O 故 增强 因子 是 负 值 ，2 = 
~S, f= -4. 因此 获得 负 信 号 (f 


n> Tibia. NOK 主要 应 用 于 提高 信 
We. 获得 转台 信息 ， 确 定 核 之 间 空 
has, 

AEREE F-E 
ar Zeemann correlated electron-nuclear 
deuble resonance 8 -- FEAR ARAL K 
已 固有 的 & 因 了 ， 因 而 在 相同 外 磁场 
BOP BRAT AA HERBA RE 
(v -E ie Tl. Bea AS 
FBTR LTS ALA Tk — IR 


nucle- 


理 . HARU OO. WEAH B, 的 方 波 
对 常规 ENDOR =P AG (BL aE aay H, 进 


manne) © FF rey e, 不 同 


和 而 不 同 。 此 时 进而 州 频率 为 0, A 
为 mm 的 方 流 对 射频 场 进行 频率 调制 ， 
FNDOR 信号 强度 将 随和 变化。 当 v, 
正好 等 于 某 … 核 的 vias 车 调节 频率 
调制 与 磁场 调制 具有 反 相 位 ， 则 能 够 
FECTS Pe Ba a BR 
ENDOR fa EWA. FAm, iit 
消除 任意 核 的 ENDOR AS, FTL 
化 ENDOR if, AS BEIT ERIE AD 
核 种 类 的 指认 . 由 于 这 种 方法 要 求 
ESR 线 型 对 称 ， 所 以 不 适用 于 粉末 或 
TE 

校 四 极 矩 共振 nuclear quadrupole 
resonance; NOR OB eM TR 了 > 


FR PR OIE. ER 
名 电场 中 ， 因 电场 梯度 的 作用 ， 具 有 


， 核 四 极 矩 的 原子 核 的 27+1 重 简 并 能 
峰 ) 。 在 伴 有 其 他 弛 吏 作 用 的 情况 下 | 


级 发 生 裂 分 ， 其 能 级 同 的 茎 迁 . - 艇 是 
Fs BRE, E ae Ae RB A te 
PR. SAT She H, 4 H 
BUDEH, AY ERA RUDE He Ry oy RE 
应 ; 当 五 较 太 时 ， 可 观测 到 塞 曼 能 


| RR. Ik oe, 


PHAR. TARR, 
场 梯度 等 信息 。 

核 四 极 矩 相互 作用 nuclear qua- 
TH AER 


数 7> SRE. EM AE ER 


drupole interaction 
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表面 旺 非 球 对 称 分 布 ， 相 当 于 在 正 电 
荷 均 匀 球 对 称 分 布 的 基础 上 又 加 上 一 
SHAE. WCU OWE aH 
在 旋转 椭 贺 体形 表面 上 ， 这 种 非 球 对 
称 的 电荷 分 布 使 原 子 核 具 有 核 四 极 
SE, PAVOAR AG (1S IBE 
PIE. Hey PUA CR PUE E 
28S. ALK ORS eK 
四 极 第 。 当 具有 核 四 极 年 的 原子 核 处 
于 不 均 勾 电 场 中 时 ， 核 四 极 手 与 电场 
梯度 将 发 生 相 蕊 作用 形成 静电 相互 作 
用 能 。 电 场 梯度 是 由 项 电势 了 的 二 次 
ae MPA, BUI TE A Ree are 
ef He DULG HE BE RTC HT ae 

Hal .g-f 
MO BRUM, GH Ae 
上 式 展开 写成 如 下 形式 

(30-2 (41) +n E-F) 

AH, e0 是 核 四 机 年 ;eg 是 电场 梯 


E: ?是 不 对 称 参 数 。4 和 9 的 表达 | 
i 一 种 分 离 和 鉴别 基因 克隆 增殖 中 某 些 


式 分 别 定 义 为 
av av 
quo (a ay) 
“az n= eV 
(zz) 


通过 解析 ESR iH t h t R E E 
TERG E AI — RY DR AE RE TT E 
TERURE SK BS K 
A (ego. 

WR nuclides ”以 原子 核 的 质子 
Bip AP PRON, BUR TARR Z= 
PRETEEN A = Z +N) 表征 的 


代 探 测 器 能 够 探测 到 其 放射 性 的 核 素 


称 为 放射 性 核 素 ， 不 能 探测 到 其 放射 
HERR AREER, BREE — 
PAR RAMA AY C107" s) 在 
E., TRE aH ARES 
Fe WBS BS fat OB) RAO EE 
BR Rae EAI HS WA F 
fin Z, ALBA, MER 
Miami, Zaki APPR, i 
70, BIn, Ve" Ine 

HM nucleic acid 由 一 个 皮 糖 、 
一 个 磷酸 和 一 个 碳 基 组 成 的 分 子 ， 即 
At +RME., BME Ree H 
EAST. MA PRR 
Ste. KARTWAA IP 24% 
RIS+RME, CPMRRT Re 
( 如 AMP, CMP, GMP, UMP, 
dAMP), BO BEAR {如 ADP, 
CDP. dADP 等 } Pitk =m {如 
ATP, dATP ), 

WM BEA nucleic acid blot 
technique 1975 年 由 Southern 建立 的 
特异 DNA 片段 的 技术 。 将 琼脂 糖 次 
Beiak RI DNA 片段 吸 印 在 硝酸 纤 
维 素 膜 上 ， 再 与 ?P 标记 的 DNA 或 


| RNA 操 针 条 交 进 行 放射 自 显影 。 


核糖 核酸 ribonucleic acid; RNA 
细胞 内 存在 两 大 类 核酸 ， HRR 
脱氧 核糖 核酸 (DNA) ， 两 者 在 结构 
LES SEF A ee 2 AELA 
有 凝 基 ， 后 者 则 无 ， 这 一 差异 使 前 者 
STE BOR TS RA 
性 。 RNA EHER, BRR. RE 


原子 。 泛 指 各 元 窒 的 各 种 原子 。 用 现 | (A, C, G, U) 所 组 成 的 核 苷 酸 按 


— RE HEUTE Sh Hg ARIE, ER EE 
(U) 是 上 只 存在 十 RNA 而 不 存在 于 
DNA HIRA HE, [H JE Èr iC EI DRIE MEIA 


AB A RNA 链 可 以 作为 RNA 合成 的 ， 


THERA. ABT Rit F RNA 
合成 的 速率 和 程度 。 绝 大多 数 RNA 
ATAR, (AAD RNA 分 子 中 存在 
HSE Eb AHS TS) Bl AC RTI A Xe BE 
IX. RNA 分 子 可 谊 曲 形成 一 级 结 

ARE MA TÆN RNA EMK: 


(E) boRNA (42 A BEY — Rt FE ， 


RNA) ,是 结构 基因 的 转录 原初 产 ! 


物 ， 其 加 .工人 收 饰 后 可 产 咎 mRNA; 


(2) mRNA (信使 RNA)， 携带 结构 | 


HANSA, BARE SiR 
RAMEE, 
RNA), THEBE {AE A H E, 
是 蛋白 质 合 成 的 场所 ; (4) tRNA 
(转运 RNA) ， 有 具有 撕 带 特定 氨基 酸 


能 为 及 反 审 码 区 ， 反 密码 区 可 识别 相 | 
| 观察 表明 ， 在 动物 细胞 的 有 粒 内 质 网 


对 应 的 密 沼 ， 在 恒 和 白质 生物 合成 中 起 
重要 作用 ; (5) snRNA {校内 小 分 
FRNA), RESO, MBSE 
因 表 这 的 调控 和 转录 后 加 .ji 产物， 主 
要 在 传递 信息 方面 起 重要 和 作 用。 但 
是 , 在 某 些 病毒 中 ，RNA 可 作为 其 
基因 组 的 遗传 物质 。 
RMB BS ribonucleic acid 
analysis 时 在 1868 年 米 歌 尔 F. 
Mischer} Bi JA 4) 8} H L BOE an a 
WR RAAH- ARE, ABE 
EARAIL EH, I 1889 年 阿尔 
FS (R. Alman) 把 它 定 各 为 “ 核 
Me” (nucleic acid) ， 这 种 物质 广泛 存 
在 于 生物 体内 。 BREH SEAR 


(3) Rma (核糖 体 : 
| HERPRRRPRAAH CHU, 


同 而 分 为 核糖 核酸 (简称 为 RNA) 
和 脱氧 核糖 核酸 CS DNA) 两 
类 - 构成 核糖 核酸 的 基本 单位 是 核 车 
E, BA LATBILA TERRA 
MRKI, RARE MS REE 
酸 ， 它 可 进一步 水 解 成 磷酸 、 核 糖 和 
SAMS CME, WM). ARE 
糖 核酸 结构 信息 的 拉 曼 光谱 有 双 键 振 
RK, 环 伸 缩 振 码 区 、 环 呼吸 振动 区 
ALAR SO, A AEE EEL 
学 和 红外 光谱 特征 频率 可 殿 分 析 核 精 
核酸 光谱 时 参考 。 

FMM A Rnw A 该 酶 在 
高 深度 时 可 对 单 链 RNA 的 任何 位 点 
HET DA, (EE BE Yt AEC 
和 1 的 位 点 ， 故 可 利用 这 种 性 质 检 


核糖 体 RNA ribosomal RNA f¥ 
成 脂 质 体 粒 子 的 RNA， 是 细胞 内 存 
在 最 多 的 RNA 的 -种 。 电 子 显微镜 


上 ， 附 着 直径 为 15 ~ 200m 的 电子 密 
度 很 高 的 小 微粒 ， 是 RNA- 蛋 白质 的 
Rak, RARER, BERRA 
处 理 有 粒 内 质 网 ， 就 可 从 膜 上 分 离 到 
核糖 体 ， 除 结合 在 有 粒 内 质 网 的 核 精 
体外 ， 有 时 它 也 在 细胞 质 中 以 游离 状 
态 存在 。 南 者 虽然 都 参与 恒 和 白质 的 合 
成 ， 但 各 自 合 成 的 蛋白 质 在 素质 上 是 
不 同 的 。 也 可 由 细菌 或 植物 细胞 分 离 
获得 核糖 体 。 真 核 细 用 的 核 精 体 由 识 
降 系 数 为 BOS 【人 分子量 4 x 10:) 和 
408 (分子 量 为 1.3 x10*) 的 两 种 亚 
HAR. OOS 亚 基 的 分 子 量 为 2.7 x 
10°, 44 285. 7S 和 SS 三 种 RNA, 


Jii 


& he 


大 约 共 计 60% RNA, 40% E H We. 


60S 和 40S WAS BIA AT 40 种 和 30 | 


种 分 子 晤 比较 低 的 看 白质 ， 并 售 有 
235 #155 两 种 RNA, 305 亚 基 由 21 
PEAR A 16SRNA AR, BARE 


HART. mRNA 结合 核糖 体 的 405 | 


或 305 WE, tRNA UL Be SHB AB EE 
在 mRNA AAR A AB AZZ 60S 或 
50S PEAR. 
体 上 的 结合 部 位 有 两 个 ， 称 为 了 部 售 
AA BBE. 

核武 器 放射 分 析 法 诊断 radioana- 
lytical diagnosis of nuclear weapons i 
过 用 放射 化 学 方法 分 析 核 煤 炸 产物 以 
FARRER. RMA Ree 
裂变 威力 TE RB 
定 核反应 。 分 析 所 用 样品 取决 于 核武 
器 的 爆炸 方式 ,大 气 层 试验 采集 气 溶 
租 和 爆炸 碎片 ,地 下 核 试验 采集 爆 心 
附近 的 熔岩 ( 豆 璃 体 ) RS De 
气体 。 

核 自 旋 nuclear spin JB Fe 
子 、 中 子 组 成 ， 带 正 电荷 ， 具 有 一 定 
Mi, HAARR, AA. 
HRH Fl BE ie EA EWE A 


TRNA 在 每 个 核糖 | 


WETH: KARR RAR RAT | 


值 。 及 Fe0 的 核 ， 在 外 加 静 磁 场 B, 
H, RRS RARE. EER 
地 绕 B, fe WE Ez a { 拉 摩 进 动 }， 
FF BIRR IF ROK A ERE 


(2241) 个 分 立 的 能 级 ， 称 为 核 的 塞 | 
BAR. HRN RRS | 


BRM, (MGM, =i i-l, …， 
-D RE. 


405 亚 基 含 一 种 IBSRNA, AEW |! 


BARA AF RM self-diffusion of 
nuclear spin 样品 内 部 分 子 的 扩散 作 
用 及 态 场 不 均匀 性 的 作用 使 核 自 旋 从 
样品 中 某 一 位 置 移 到 另 -一 -位置 ， 对 于 
同 种 核 喜之 阳 的 扩散 称 为 自 扩 散 过 
程 。 因 此 自 旋回 波 的 帧 度 应 考虑 自 扩 
散 导 致 的 衰减 ， 它 与 磁场 在 样品 处 的 
梯度 C， 核 的 磁 旋 比 Y， 体 系 的 扩散 
系数 号 与 脉冲 的 间 陋 了 AR. TE 27 
mI gg PL AE FE E HE F A DE-A AE E 
RFH SAH EER IRA 


_ 4,2 3 

各 ep( "jap AE), 

核 自 旋 角 动量 muclear spin angular 
momentum 原子 核 自 族 运 动 所 产生 
Msp, UP eos, HEIER 
次 于 核 自 旋 量 核子 数 ! 

| Pi = HIZLA, Hp tsyo 

核 自 旋 量 子 数 


nuclear spin quan- 
tum number Fehr JR T H A Be Bh 
性 的 基本 物理 量 ， 以 表示。 原子 核 
击 质子 、 中 子 等 基本 粒子 组 成 ， 质 子 
和 中 子 都 有 自 旋 运动 。 不 同 核 宗 的 自 
旋 运 动 不 尽 相间 。 由 核 自 旋 量 子 数 


Å 


| 米 描述 。 可 将 核 分 成 二 类， 凡 其 质 于 


数 Z 与 中 子 数 都 是 偶数 时 ，1 =0， 
m?c," O, =; ALZ+N 为 奇数 时 ， 
PERK. WHT CMP, 


y)ana(t=>).50(r= 


} e; 及 2 与 凡凡 为 奇数 时 ，! 


eR. AH LN, 


2. 

2 4 

为 - (i= 
1)" B, e {s3}, e, 


372 he 核 荷 赫 黑 


核 自 旋 能 级 上 的 布 居 数 popula 


tion on nuclear spin energy levels Ņ, 


TARE. 


核 自 旋 体 系 的 表示 法 与 分 类 noa- ， 


tion and classification of nuclear spin 


system 47 PA SHRM B MAS | 


间 存 在 着 自 旋 - 自 旋 耦 台 者 将 组 成 -组 
核 自 邦和 体 系 。 规 定 用 如 下 符号 表示 它 
们 所 组 成 的 体系 : (1) 分 子 中 同 种 
核 素 的 不 等 同 核 ， 其 化 学 位 称 与 它们 
和 被 此 间 的 栅 侣 常数 的 大 小 同 数量 级 
者 , ARRAI A B, 
C, Rm. (2) AHL RAR 
机 组 ， 它 们 之 癌 的 化 学 位 移 差 别 AS 
SENZA MRA HRI SKE 
6， 则 这 两 组 核 体 系 表 示 成 ABC … 
XYZ, (3) 若 有 这 样 的 3 组 核 体 系 则 
表示 为 ABC… LMN …XYZ， 依次 类 
推 。 化 学 位 移 相 差 其 大 的 二 核 体 系 取 
美文 字母 顺序 中 是 头 字 母 表示 成 AX 
体系 ; 相差 居中 的 体系 中 ， 化 学 位 移 
BPA, PUHE AM REALL AX 
来 表示 体系 ， 很 接近 老 写 为 AB ik 
RR. (4) SPF ESB, EA fa 
一 字母 表示 之 ， 而 字母 右 下 角 标 数字 
RES RA. (5) 分 子 中 
化 学 位 移 等 同 的 核 , 但 并 非 磁 等 同 
核 ， 划 用 一 字母 但 右上 上 角 加 一 - 撤 来 表 
示 。 着 有 3 个 这 样 的 核 则 第 二 个 核 右 
上 和 角 标 加 两 撤 米 表示 ， 依 次 类 推 。 册 
此 CH, 一 CCiBr "FPR A AB HK, 
CH, =CFC 中 两 个 氢 与 … 个 毛 构 成 
ABX $R; CH, 一 CHB, 的 3 tA 
成 ABC AR, SH. 

i RR 


charge reference PE Gh 


组 分 或 外 加 元 素 的 标准 谱 线 能 量 ， 可 
用 来 校正 稳 态 荷 电 效应 。 在 XPS 分 
析 中 ， 由 于 样品 不 导电 经 常会 出 现 样 
品 的 荷 电 现象 ， 使 得 光电 子 的 结合 能 
升 高 。 为 了 获得 元 率 卜 确 的 结合 能 
值 ， 必 须 对 样品 进行 荷 电 校正 ， 常 用 
污染 碳 的 C le (284. 8eV) 作为 荷 电 

荷 电 效应 charge effect 非 导 电 样 
AR X 射线 辆 照 后 ， 由 于 光电 


i 子 的 连续 出 射 而 样品 得 不 到 足够 的 电 


于 补充 致使 样品 表面 区 域 出 现 的 电子 


| “亏损 ”现象 。 荷 电 效应 使 样品 表面 
带 正 电 菏 ， 并 使 测定 的 结合 能 值 信 


a. 荷 电 效 应 在 XPS 分 析 中 非常 普 
裔 ,一 般 情 况 下 可 以 通过 适当 手段 如 
加 中 和 电子 枪 等 方式 降低 荷 电 效 应 ， 
但 要 御 遍 消除 荷 电 效应 则 比较 困难 ， 
因此 在 大 多 数 情 况 下 利用 参照 物质 进 
47-4 FA BE HE. 

HREH Hersch cell de- 
tecor 一 种 专用 于 测定 气 的 气相 色 
迫 检 测 器 。 由 银 阴 极 和 锅 阴 极 组 成 ， 
两 极 与 含有 OH 离子 的 电解 质 接触 ， 


| 氧 在 阴极 被 还 原 ， 产 生 电 流 ， 有 信号 


输出 。 由 于 对 氧 的 检测 具有 特殊 的 选 
择 性 ， 因 此 ,分 析 氨 、 气 混合 物 或 其 
他 混合 气体 中 的 氧 时 ， 不 必 对 混合 物 
进行 分 离 ， 对 氧 的 检 调 灵敏 度 接近 计 
氨 电 离 检测 器 . 

RE density 在 感光 板 上 谱 线 影 
像 变 黑 的 程度 ， 用 8ER 


S = log == - log? 
式 中 ,i, 是 感光 板鞋 谱 线 附 近 透 明 部 


HEH heng 373 


DIESDE; (ARE RS l 


SIGH, T PRA eS 

Swit nigrometer 
度 计 (microphotometer). H Se W it 
感光 板 上 所 记录 的 谱 线 黑 度 ， 士 要 有 用 


FHS ERO. MATS WR | 
, SER ETE RAR FR te 


式 、 记 录 式 和 电 算 式 := 类 ,国内 现 主 
要 以 读数 式 为 主 。 它 的 作用 原理 是 ; 
电 仪 器 中 的 昭明 灯泡 射出 欧 光 东经 过 
聚 区 后 ， 透 过 谱 片 上 被 测 基 的 谱 线 ， 
落 在 光电 池上 ， 产 生 光 电流 ， 此 光电 


RABE. BRM | 


AMIGA MURIEL, Tie at St 
过 谱 线 的 光 强 度 成 正比 。 因 此 黑 度 计 


可 以 道 过 这 样 的 测量 而 求 得 详 线 的 透 ， 


过 率 ， 进 而 转换 成 谱 线 的 黑 度 。--- 般 
的 测 微 光度 计 能 直接 读 出 谱 线 标 庶 。 

黑色 分 析 体 系 black analysis sys- 
tent 分 析 对 象 内 部 特性 和 信息 未 知 
HAIR o 

ME black body 能 在 任何 温度 
下 全 部 吸收 外 来 电磁 辐射 、 毫 无 反射 
和 透射 的 物体 ， 因 而 在 任何 波长 光照 
射 下 都 呈现 黑色 。 黑 体 是 理想 化 的 模 
型 ， 自 然 界 中 并 不 存在 ， 但 人 工 制 造 
的 空 腔 黑 体 的 性 能 可 以 很 接近 理想 殷 
体 。 黑 体 是 辅 射 的 绝 好 吸收 笨 ， 同 时 
又 是 一 个 绝 好 的 辑 射 发 射 体 。 

FMS trace analysis 根据 试 
样 中 被 测 组 分 含量 常 将 分 析 方 法 
分 类 为 “常量 ( >i%)"， “微量 
(0.1% ~ 1%)", Be “JR RE ( < 
0.1%)" Sh, AAS SLA i 


分 析 可 称 为 “ 超 痕 量 ” 分 析 。 但 这 | 
样 的 分 类 并 无 明确 的 界限 ， 属 于 习惯 


LERWA | 


ESE. 

PRSRERHARWAK monito- 
ring method of trace residues @ Ht TE 
107$ ~ 10-7 级 的 威 分 ,如 各 种 环境 样 


， 是 中 的 微量 元 率 及 农药 和 毒物 ,它们 


的 主要 监测 方法 有 :活化 分 析 ,原子 发 


谱 分 析 X 射线 荧光 光谱 和 XX 射线 激 
发 光学 发 光 光 谱 分 析 .色谱 分 析 ,、 质 谱 
分 析 、 鱼 质 联 用 分 析 . 液 相 色 谱 分 析 、 


| 分 于 光谱 分 析 和 电化 学 分 析 等 。 


痕 量 元 素 形 态 分 析 apecies analy- 
sis of trace elements 泛 指环 境 科学 .和 后 
命 科 学 及 土壤 学 和 地 球 化 学 中 有 关 的 
痕 量 元 素 存在 形式 的 确定 。 所 请 形 态 
指 物种 .状态 或 存在 形式 。 进 行 形态 分 
析 时 ,首先 应 按 不 同 的 分 析 要 求 将 形态 
分 类 ;进而 根据 省 形态 的 特征 ,分 离 和 
测定 的 复杂 程度 确定 形 态 分 析 的 展 次 ; 


| 最 后 对 各 物种 作 分 子 水 平 的 测定 。 


EHR constant Dow pump 色谱 
仪 上 使 用 的 能 提供 恒定 出 品 流 量 的 高 
EPRE. SIAR, m 
ME A 30 HS HRR A SE EE E 
Eo HARRE N ARE REEE 
敏感 ， 而 流量 较为 稳定 。 对 滚 相 色 详 
ATER. RMB S 
重要 ,这 是 因为 流速 的 变化 会 引起 溶 
质 的 保留 值 的 变化 ， 而 保留 值 是 色谱 
定性 的 主要 依据 之 一 ， 因 此 ， 人 恒 流 穴 
的 应 用 更 广泛 。 

恒 偏向 角 光 谱 棱 镇 spectral prisms 
with constant deviation angle 7E $F 
式 光 谱 仪器 设计 和 使 用 时 ， 往 往 希 望 
在 色散 楼 午前 、 后 的 入 射 兆 与 出 射 光 


314 heng (eH 


之 间 的 夹 角 保持 但 定 不 变 ， 在 不 同 波 
KLE ie eh RG ME BD 
AC RR (aE 


PALA SY Be, RSE 、 光 谱 感 光 版 | 


或 探测 器 } 都 不 必 转 动 。 为 了 达到 
这 种 恒 偏 向 角 的 要 求 ， 设 计 制 造 了 多 


EAA ISR. ae ， 
(Litrow) RH. RR AARLEA | 
EHE, FRU KEM A At : 


HH (APPA 180°); 由 三 块 棱镜 
胶合 而 成 的 阿山 (Abbe) 90° fe fe 1] 
角楼 镜 是 楼 镜 摄 湾 仪 最 常用 的 ; 由 一 
块 等 胰 三 角形 棱镜 与 - - 块 平面 镜 组 合 


HEA AL PR 7K oC Wadsworth) {8 fm lb] | 
AERA. MAME NE j 


Cl SEE TP 2 Me SE Ah, 
则 不 论 什 么 波长 时 出 射 光 与 人 射 光 之 
Mia iA @=180°-26, ED 
盘 式 棱镜 单 色 仪 采 用 的 系统 。 

恒 渔 操作 constant temperature 
method 在 一 次 色谱 分 析 周 期 肉 ， 色 
谱 福 的 湿度 自始至终 保持 在 周一 个 温 
入 上 。 这 种 操作 的 优点 十 操作 简便 ， 
DRE. BAYER, Sp TRA 
短 ， 适宜 分 析 沸 程 较 鹤 的 样 品 。 对 于 
PEELE OY oA OR AP Fe 
作 方 式 。 参 见 程序 升温 操作 条 。 

(HER constant pressure pump 
色谱 仪 上 使 用 的 能 提供 恒定 出 口 压 力 
的 高 压 输 液 达 。 当 色谱 体系 的 阻力 变 
化 时 ， 则 流量 自动 增加 或 减 小 以 维持 
恒定 出 口 压力 . 恒 压 泵 的 流量 对 操作 
条 件 的 变化 敏感 ， 而 压力 较为 稳定 。 

AB single-mode EREHE H 
该 电场 在 垂直 于 传播 方向 的 横 截 面 内 


\ 


的 稳定 分 布 ， 即 光 东 截面 上 的 光 强 分 
布 和 光 聘 花样 。 匣 把 激光 嚣 输出 的 光 


| 束 投射 到 白 屏 幕 上 ， 当 调节 谐振 腔 的 


发 射 镜 的 距离 和 角度 时 ， 在 屏幕 上 会 
Pee ASA CRE. 按 光 但 的 对 称 性 可 
将 横 模 分 为 轴 对 称 横 模 和 旋转 对 称 换 
模 。 横 模 的 常用 符号 为 TEM,, 、 其 中 
TEM, 被 称 为 基 模 。 

PRIVEE transverse relaxation W 
自 族 - 自 施 弛 珠 杀 。 

HE Se RRA i]s traverse relaxation 
time “个 自 旋 体系 的 横向 磁化 矢 基 
恢复 色 零 需要 -… 定 的 时 间 ，. - 般 按 措 
RE Bm. AT RIL eR 
COP A E-A EMR) 过 程 的 快慢 ， 
MULT, (RE BIL KET 
初始 值 的 17e 所 需 时 间 ) 来 表示 横向 
ETE t 亦 称 自 旋 - 自 旋 弛 迷人 时 
A), RRA. Be Re iE 
固定， 有利 王 自 旋 问 的 能 量 的 交换 ， 
所 以 五 特别 小 ,黏度 较 大 的 深 体 的 
T, 值 也 较 小 。 对 于 自 旋 体系 来 说 ， 
一 般 均 有 模 向 弛 像 时 间 小 十 纵向 弛 你 
时 间 。 和 参见 自 旋 - 自 访 弛 珠 条 。 

的 向 加 热 石 时 原子 化 器 
heating graphite atomizer; THGA 洪 
CSEREPES AMANET EER., 
采用 的 组 合式 石 亲 炉 依 郑 辐 射 执 加热 


tranaverse 


| 原子 化 器 ， 炉 内 的 温度 梯度 大 幅度 减 


少 ， 信 渔 区 大 幅度 扩大 ，、 有 效 地 克服 
了 通用 的 织 向 加 趣 的 Wasamann 炉 的 
时 间 、 空 向 不 等 温 性 ， 提 供 了 和 良好 的 
原子 化 环境 。 潜 优点 是 ; (1) 炉 内 
温度 分 布 均 人 名 ;，{2) 原子 化 温度 普 
RER, BR TRF, ORT 


Heat hong 3/5 


WERT; (3) A3 RO SS A 
BRT AR RE a MIC EEA Be EE 
th; (4) HERETER HA, 


MMR ESRF SIM | 
:坐标 轴 以 波长 (pm) 为 单位 等 间 


度 计 
Zeeman effect atomic absorption spectro- 


JR ABE re PAR Ft a 


transverse heating-logni tudinal 


photometer 


ADS [ol Se aS SE ee Be 
WIEBE BE 1990 午 美 国 Perkin-El- | 
mer Ay a] HET EREA- A! 


PEALOOZD. 11 65 (i) DIAR SM r tae Ly TE Hh 
OR st OU HTS, Te Se a St 
热 加 热 试 样 ,提供 了 时 间 .空间 等 温 的 
FER ERE, H Me ER A E 
基体 效应 和 记忆 效应 。 光 源 发 射 光束 
方向 平行 于 磁 疡 ,观测 的 是 纵向 塞 曼 


效应 信和 导 , 愉 测 不 到 下 组 分 。 当 不 通 | 


电 时 ,与 通常 的 原子 吸收 光谱 分 析 --- 
样 .测定 灵敏 度 没 有 损失 A 
PERT RCMP RRMA SA: 
当道 电 时 ,共振 吸收 线 分 和 为 er* 组 
分 ,共振 发 射线 位 于 og 与 o' 组 分 波 
长 的 中 间 , 不 为 分 析 原 子 所 吸收 而 仅 
为 背景 吸收 。 此 种 调制 方法 的 优点 是 
免 去 了 旋转 请 振 器 ,减少 了 光 能 量 损 
失 ,. 能 获得 良好 的 检 出 限 , 古 自前 原子 
似 收 光谱 仪器 中 最 理想 的 光路 系统 。 

PRA ERA RR abscissa transform 
WR ae tem ') MRE A Cum) 
FEEL Sb JE TE AR Ne R FA BA is AT 
单位 ,它们 之 间 的 关系 为 : 


o/om = xlo, HP, oi 
Àf yum 
HAAA ET SPR ST EE A 以 


L 


PP A fi fE A E HAE B ET ah HET AK A 
软件 中 可 方便 的 互 换 。 在 红外 谱 图 
H, Re RAL FI 种 表示 法 : 
(1) RHR KR AME, AH 


WEE. (2) 线性 波 数 表示 法 ， 
es BS A) Be Ae be A BK Cem | ) 
为 单位 等 间隔 标 度 。 (3) 非 线性 
波 数 表示 法 . 模 坐 标 以 小数 表示 ， 
但 不 等 分 。 其 一 是 在 中 红外 谱 图 中 
2000 ~ 400cm "1! 区 间 的 横 坐 标 标 尺 
比 4000 ~ 2000cm 区间 的 标尺 扩 
K -#8; 其 一 是 2200 ~ 1000cm™! 
x fay A) BS AB BE E 4000 ~ 2200cm"! 
Ki) R PA -- È, 1000 ~ 
400cm AY) 2 oR R E E 2200 ~ 
1000cm ”的 扩大 一 悦 。 


红宝石 激光 器 mby Laser 红 宝 


| 石 激光 器 是 人 类 发 明 的 第 一 种 男 体 


激光 器 , 它 的 激活 粒子 是 拓 杂 在 


, ALO, 晶体 中 的 Cr .输出 波长 


为 694. 3nm 。 
红 快 型 感光 板 red-rapid photo 
graphic plate JE KEREK 


| 产 的 光谱 感光 片 的 一 种 型 导 。 其 性 


能 指标 为 灵敏 度 ;50 + 20, 皮 村 度 : 
1046.2, 828 <0. 08 ,感光 范围 在 
300 ~ 700m 之 闻 。 适 用 于 定性 
分 析 。 

红色 载体 red support ” 气 - 液 色 详 
中 常用 的 硅 藻 土 型 载体 。 它 是 将 夫 然 
BEBE LTE 900°C 以 上 的 温度 下 燃烧 制 
AY ARON FE ARE Et 
氧化 铁 . 使 其 产生 了 三 氧化 二 铁 特 征 


微米 为 单位 的 红外 簿 射 波长 。 这 上 了 i 的 红色 。 它 是 以 水 合 无 定型 气 化 硅 和 
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少量 金属 氧化 物 订 质 为 骨架 . 表 而 有 
Okabe ny atta bh de ii 
BA. Omg). 由 于 结构 紧密 而 


MERRER Ma 于 表面 存在 硅 醇 , 


和 和 奎 醚 的 结构 ,也 具有 活 福 作用 点 ,办 


而 对 极 性 物质 的 分 离 带 来 影响 ,适用 ， 


于 非 极 性 或 弱 极 性 物质 的 分 析 。 
红外 波段 范 
ET SPIER SG) NET Sh 


外 区 , YB ft E AREER BR ES An 
下 表 所 示 。 


afem”! ERRITAN 
node oh FAE 
HE [TS Re | 和 
中 红 | 2.5~  4000~ | {bate sy 
外 区 站 400 | 的 基 频 
peer Tt BS te ot. 
外 区 转动 


红外 窗 片 材料 infrared window ma- 
terial 常用 的 红外 窗 片 光学 材料 有 了 硫 
ER. MUCH. RER., Ri- 矶 


the. 省 化 钾 、 铺 ， 硅 、 金 刚 石 等 。| 
BALE ORME rtran-2， 透 射 范围 为 


2 ~ ldm (5000 ~7i0cem 1) ， 强 度 高 ， 
AAE, WE, R OANA 
{分 解 温 度 在 800 以 上 ) ， 
2.2, WAFER RMS Rat CATR) dB 
aR, SUC RS MER 
#22 ~ I6um (5000 ~ 625em"')}, Æ 
Sum (2000cm ) 处 折射 率 为 1. 54, 
常 困 空 气 中 微量 水 汽 使 晶片 表面 潮解 
TAR, Buti A BRE 


EFEN. MERRER | 


ARA 2 ~ 23m (5000 ~ 435m"), 
ARTA RA IURA], 


infrared wave band : 
中 红外 和 远 红 | 


折射 率 为 | 


耐 腐蚀 ， 是 一 | 


| 250cm), 


种 特殊 的 红外 光学 窗 片 材料 ， 常 用 和 作 


| ARERR, ATR 的 反射 棱镜 材料 的 


窗 片 材料 。 在 红外 测定 制 样 讨 程 中 应 
尽量 以 光 。 浪 化 银 的 性 能 与 氧化 银 十 
分 近似， 但 它 的 使 用 范 周 可 延 利 到 
35hm (285cm), df Hf BW 2.2 
(5pm，2000cm sk), ， 可 用 作 ATR 的 
晶体 材料 和 其 他 红外 光学 元 件 。 省 化 
锭 -而 化 锭 常 称 作 KRS5， 是 看 化 绽 
(58%) Pee (42%) RRA, 
使 用 范围 是 2 ~ 40um (5000 ~ 
折射 率 为 237 {10pm， 
1000cm ” ) 。 不 吸水 ， 常 用 作 检 测 器 
的 窗 片 或 水 洲 液 样品 的 窗 片 。ATR 的 
反射 晶体 元 件 ， 省 化 钾 唱 体 红 外 光 透 
射 范围 为 2 ~ 25um (5000 -~ 
400em™'), ZESpm (2000cm"') 处 折 
HEH 1.56. RAAT K. ZAE 
火 后 的 窗 片 可 用 于 高 温 池 和 低温 池 。 
屠 和 硅 都 有 很 高 的 折 诗 率 ， 分 别 为 4 
(10pm, 100cm} 和 3.4 (tOpm, 
I000cm  ) 。 都 不 洲 于 水 和 有 机 洲 剂 ， 
是 非常 稳定 的 光学 材料 ， 可 作为 特殊 
研究 目的 的 窗 片 材料 和 ATR 的 反射 最 
APB, gos oe Bo. BE 
120°C 以 上 就 变 为 红外 不 透明 材料 。 
金刚 石 根据 其 在 1425 ~ 910cm "| 范围 
十 否 产 生 强 吸 收 谱 带 而 分 为 I 型 和 卫 刑 
两 种 。 这 两 种 类 型 的 金刚 石 在 2500 ~ 
1660cm "' 范 围 都 有 一 吸收 诺 带 ，] 型 金 
刚 石 还 有 一 个 525 ~ 400cm -的 吸收 
峰 ， 所 以 用 于 红外 光谱 的 金刚 石材 料 
常 选用 I 型 。 较 多 用 于 高 奈 体 系 研究 
工作 。 


HME infrared dichroism =f 
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ALT SMe the e E BT] 1S 
子 样品 光谱 时 ， 偏 振兴 的 电 矢 平行 和 
垂直 于 样品 的 某 个 轴 向 的 吸收 情况 不 


AE. AARRE U ATE T | 
体 、 液 体 的 路 向 是 无 规则 的 ， aa 
一 色 性 : 电 拓 平行 和 垂直 于 样品 的 某 | 


“Pe Fe) A) ae a RE Z E R = B/D, 
称 为 该 吸收 谱 带 的 二 色 比 。 国 为 振动 
欧 迁 短 与 光 的 电 拓 平行 时 才能 产生 咀 


收 ， 因 此 通过 一 色 比 的 测量 可 确定 分 | 


子 中 某 个 基 闭 相对 于 分 子 的 其 个 轴 的 
取向 , GA oc Fh 3+ Re iy BE fo 2s 
间 结 构 。 

红外 发 射 光 谱 infrared emission 
红外 发 射 光 谱 技 术 是 指 


spectroscopy 


在 进行 发 射 光 谱 测 量 时 ， 以 样品 本 身 
作为 发 射 光源 ， 样 品 发 出 的 红外 光 | 


经 椭 球 镜 收 集 ， BIE MIL, JE 
PUTA He BM ah. BY SR EE ah ET OB 


发 射 光谱 ， 就 实用 目的 ， 可 分 成 两 


fea] 2 ak 


类 : (1) 实验 室 测 量 ， 即 将 发 射 红 
外 辐射 的 待 浏 物 放 在 实验 室内 误 紧 
靠 干 涉 仪 或 者 置 于 专用 红外 发 射 附 
忻 内 ; (2) 红外 到 三 测量 ， 即 将 竺 
测 物 置 于 远 距 离 处 ,对 于 不 宜 作 透 
SCHERER A. aA Se a. te 
PEAR SR FE im, RP BS bn th ak ee tE 
项 可 和 作 定 性 定量 分 析 ， 

7 $b 3} ES BET infrared spectr- 
aphotometer A HURL IGH Aah. H45 
造 原 理 如 下 图 。 它 由 红外 光源 ， 带 有 
以 粮 镜 成交 栅 为 单 色 器 的 光学 系统 ， 
检测 器 和 控制 记录 系统 组 成 。 红 外 光 
源 可 采用 Nemst tr, iE., AA 
Rate By a Re REAR, 
辐射 光 先 分 成 等 强度 的 两 束 ， 分 别 通 
过 样品 和 参 比 闻 。 通 过 和 参 比 池 舶 光束 
经 调节 光 强 度 之 用 的 误 减 散光 杭 或 
光 光 模 ) 与 通过 样品 的 光 永 会 台 于 切 
光 器 (一 个 均匀 截 去 占 二 分 之 -- 面 


fey AP it oe 


红外 分 光 兴 度 计 
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AMAT RIES TMM). Wt 
WAR BAES, (ik ROE 


射 人 转动 的 单 色 器 。 产 生 色 散 后 的 光 | 
交替 射 到 检测 器 (常用 热电 的 和 光 | 
:路 光 用 以 反 | 
PURINE, DUR RS EES | 


的 )， 经 放大 ， 整 流 ， 


的 光学 零 位 平 衔 ， 消 除外 来 干扰， 此 
时 男 一 路 便 接收 到 转动 的 单 色 器 所 打 
过 对 应 的 锌 长 {或 波 数 】 的 红外 光 的 
强 魔 ， 记 录 成 红外 谱 图 
红外 分 析 仪 串 infrared analytical 
instruments 在 红外 区 箱 用 红外 线 与 
物质 的 相互 作用 而 对 物质 进行 定性 定 
量 分 析 的 仪器 ,都 是 红外 分 析 仪 器 。 
在 分 析 测 试 J: 作 中 除了 应 用 最 广泛 的 
各 种 红外 分 光 光 着 计 外 ， 红 外线 气体 
分 析 仪 和 近 红 引 光 谱 仪 近年 来 应 用 也 
日 益 广 泛 。 红 外 线 气 体 分 析 仪 是 专门 
用 于 测定 气体 成 分 浓度 的 仪器 ， 根 据 


被 测 气 体 对 红外 线 的 特征 吸收 实现 对 | 


单 组 分 或 多 组 分 混合 气体 的 定量 分 
Bo UEFA BS AA 
的 红外 气体 分 析 仪 ， 可 对 碳 迄 化 合 
物 、 硫 所 化 合 物 甚至 拨 氧 化 合 物 进 行 
快速 测定 : 工业 流程 在 线 红外 线 气 伍 
分 析 仪 ， 不 但 可 对 原料 、 中 间 产 物 及 
最 终 产 品 成 分 进行 自动 连续 检测 ， 而 


且 可 与 调节 器 、 计 算 机 系统 连接 , 实 |; 


现 生产 流程 闭环 自动 控制 ， 不 但 在 厂 
油 , 化工、 电站 等 大 生产 中 广泛 应 
用 ,而且 已 在 环保 、 农业 、 医 疗 部 门 
推广 应 用 。 近 年 来 迅速 发 展 的 近 红 外 
光谱 分 析 仪器 ， 不 个 可 对 透明 试 样 ， 
而 得 对 不 透明 、 茹 射 试 样 实现 准确 定 
量 分 析 ， 更 可 贵 的 特点 是 不 要 求 严格 


的 试 样 制备 操作 ， 其 至 可 直接 完成 在 
线 连 继 分 析 ， ix SPE EE DC Se AA ET 
分 光 光 麻 计 等 手段 难以 完成 的 。 

并 外 干涉 图 infrared interference 
pattern Wor 条 i 

红外 固体 样品 制 样 法 preparation 
of solid-state sample for IR 红外 光谱 
中 固体 样品 的 制 样 方法 有 溶液 法 、 压 
片 法 、 WRAAE. FE 
固体 样品 溶 于 合适 溶剂 中 ， 轩 于 液体 


| 池内 进行 测定 。 此 并 法 是 将 样品 研 成 
粉 未 ， 如 人 适量 的 粒度 为 200 ~ 300 H 


纯 KB: BA, 在 研 钵 中 研磨 混 匀 ， 转 


| 移 到 专用 的 模具 中 在 低 相 空 下 压 成 厚 


度 约 1 ~ ?mm 的 透明 薄片 。 纯 KBr 在 
4000 ~ 400cm ”区域 无 吸收 ， 能 获得 
样品 的 全 部 红外 区 的 光谱 。 它 是 油 定 
固体 样品 常用 的 一 种 方法 。KBr 易 吸 
AK, 处 理 一 般 要 在 120°C FHR 4h 以 
E: 薄膜 法 是 将 固体 样品 制 成 厚度 适 
当 的 透明 薄 幅 进行 测定 ， 调 糊 法 是 在 
BA TRF A EE i RA SLR a 
CFS). TE AR A A RAK, 
再 将 糊 状 样 涂 在 盐 片 上 进行 红外 光谱 
测定 。 SLEEK. 

红外 光谱 电化 学 法 “infrared spec- 
iroelectrochemistry ”红外 光谱 与 电化 学 
技术 相 结 合 而 形成 的 一 种 研究 方法 。 
红外 光谱 电化 学 法 已 广泛 应 用 于 各 种 
电化 学 界面 过 程 以 及 机 理 的 研究 。 
红外 光谱 分 析 infrared spectroscopy 
红外 光谱 是 分 子 振动 、 转 动 运动 所 产 
生 的, 它 包 括 了 频率 范围 从 
10000cm 到 400cm :直到 I0em-! 的 
近 、 中 、 过 红外 光谱 区 。 它 利用 物质 
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(ATO WR a Ze ST ET SP CTE RE 


力 及 其 光谱 的 因 有 的 特征 性 质 ， 包 括 
ety (HF), WEI, WER BIRR 
度 等 。 由 于: 所 有 化 合 物 的 红外 光谱 互 


F. 利用 党 谱 行为 与 分 子 结 构 间 相互 


关系 ， 可 以 定性 地 鉴别 ， 蓝 定 沪 物质 
SHA AOR, OR EE Et 
么 化 谷物 分 P. 还 可 以 定量 她 确定 体 
APM RREH EN A a. 
分 析 时 ， 将 所 测 化 合 物 光谱 同化 合 物 


标准 谱 进行 比较 ， 可 大工 ， 也 可 进行 ， 


计算 机 谱 库 恰 索 比较 ,来 作出 鉴定 。 
对 来 知 物 则 利用 特定 官能 团 、 特 定 空 


间 位 置 、 氨 键 、 整 合 等 所 呈现 光谱 特 | 


殊 性 来 确定 分 子 内 片段 结构 的 存在 。 


利用 谱 峰 的 机 对 强 麻 可 以 了 解体 系 组 | 


成 的 比例 和 进行 成 分 的 定 且 分析。 类 


于 此 红外 分 析 还 本 研究 化 学 反应 动力 | 
2, PAAR METRO | 
SSE. LEME SAA RME 


SSM. MRA RA 


各 种 数据 处 理 方 法 、 例 如 导数 法 、 去 


卷 积分 峰 法 、 二 维 相 关 分 析 等 提高 表 
观 分 辩 座 ， 简 化 谱 图 等 从 而 进 -- 砂 蓝 
得 更 具体 的 结构 信息 . 

红外 光谱 学 infrared spectroscopy 
分 子 光 谱 学 的 一 个 重要 分 支 ， 研究 红 


外 辐射 与 分 子 振动 或 转动 的 相互 作 ， 


用 。 根 据 红外 四 射 的 不 同 被 段 ， 红 外 
光谱 学 分 为 远 红外 光谱 学 、 中 红外 学 
谱 学 及 近 红 外 光谱 学 。 借 助 半 色散 或 
BM PRE SIEM. Wes 
物质 的 红外 光谱 。 红 外 光谱 分 为 红外 
发 射 光谱 与 红外 吸收 光谱 两 类 ， 应 用 


红外 光谱 | 


谱 带 的 波长 位 置 与 吸收 谱 带 的 强度 反 
映 了 分 了 结构 上 的 特点 ,根据 庶 带 的 
位 置 和 强度 可 用 来 鉴定 未 知 物 的 结构 
组 成 或 确定 其 化 学 基 团 。 吸收 谱 带 的 
吸收 强度 与 分 子 组 成 或 其 化 学 基 奢 的 
会 节 有 关 ， 可 用 以 进行 定量 分 析 和 纯 
度 鉴 定 。 红 处 光谱 的 特点 是 特征 性 


| 强 ， 每 种 化 合 物 都 有 和 白 身 特征 的 红外 


光谱 ; 任何 气态 、 液 态 和 固态 样品 都 
可 进行 红外 光谱 分 析 ; 样品 用 样 量 
少 ， 分 析 速 度 快 和 不 殴 坏 样品 等 。 红 
外 光谱 可 以 用 来 表征 与 鉴别 化 合 物 ， 
研究 分 子 的 结构 和 化 学 键 。 

ST Sh 36 EB RSP infrared spec- 
trum remote-sensing analysis ASA 
里 时 变换 红外 光谱 法 条 。 

£1 Sh SE RR SE infrared beam 
condenser 将 红外 光束 缩小 的 装置 ， 
通常 有 透射 式 积 反射 式 商 种 。 透 射 式 
-一般 用 诈 化 钾 透 镑 ,使 用 时 放 在 样品 
室内 ,缩小 倍数 为 4: 1, AERA 
AB. MLPA, 


| SSR aS Bh A RS, TORR e 


差 ， 争 小 倍数 为 6: 1。 还 有 采用 Seh- 
watzchild 法 显微镜 原理 的 红外 旺 微 


| 镜 . 缩小 俏 数 达 8.5。 可 做 纤维 光谱 。 


红外 光源 infrared source 能 发 射 
一 定 强 度 红 外 辐射 的 器 件 都 可 作为 红 
外 光源 。 理 想 的 红外 光源 应 该 是 高 强 
度 的 可 调 单 色 辐 射 性 。 但 目前 实际 使 
用 的 是 宽 谱 带 光源 。 常 用 的 红外 光源 
有 四 种 : (1) 能 斯 特 诈 产 ， 主 要 由 
EAZ (RH) 的 混合 氧化 物 组 成 ， 


| Feat SLE Be a, E 


最 普遍 的 基 红 让 吸收 光谱 。 红 外 吸收 | 1800K CHE, PANH, PAREN 
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K. REVS, BR, 2 ~5pm 区 
Sh PERDIERA A EE AE EE 
ee 248. SRE SB FAR Sa, 
ie PAARL 800° A ae Se. (2) 
ERR, HR LAE RB, OPT TE 
1200 ~ 1500K FIF,- REN 
aD, Spe ALARA ER, EHE 
PMRREEA.. OS AAA A M 
HERS. A kth A PETE Ue ik 
Ti Ha Pee 8 aR ES, EI, 
使 用 寿命 短 . (3) Bee. E 
HIER P tt mi ei CHEE 
1200 ~ 1500K, CERA. HARE 
EEA, AK, Tee FE 
寿命 可 达 几 年 RERBA ENEE 
系数 ， 发 射 能 是 与 硅 碳 棒 相 同 。 缺 点 


是 光源 成 像 不 均 印 ， 不 过 这 可 用 外 套 ， 


陶瓷 管 来 弥补 。(4) MARA RIT, 


Ree PMB, Keb 
4. 5pm KSI, ASTI. 
红外 检测 器 = infrared detector 将 


红外 辐射 转换 为 可 测 物理 量 的 部 件 。 | 


常用 的 红外 检测 器 有 如 下 3 种 : (1) 
HES. 属于 热 检测 器 ， 暖 光 后 引起 
温 莽 变化 ,和 叶 致 温差 电势 的 改变 。 它 
适用 波 数 范围 广 ， 使 用 寿命 较 长 ， 可 
检测 10“ 亿 温度 的 变化 。 缺 点 是 时 
间 常 数 较 大 。 中 程 红 外 光 诺 的 多 采用 
MAS MRE, Le ARRE 
来 ， 可 以 提高 输出 电压 ， 此 即 热 屯 
堆 。(2) 气动 式 检测 器 (Golay W), 


它 包 含有 一 小 气 裤 ， 小 气 室 的 一 面壁 | 


HAEREA CA, 393-— EP BE He 


SWRA RSA KR ， 


| 
| 
| 
| 
| 
' 


| 有 两 种 。 
在 波长 大 于 Tum 的 远 红外 区 ， 其 辑 


膜 吸 收 辐射 以 后 使 小 气 室 中 的 气体 受 
Bm. 压力 增高 ， 致 使 柔软 反射 镜 变 
形 ， 恋 形 的 程度 与 接受 的 红外 辐射 强 
ERA. ERR ERR, IS 
MERR., 线性 关系 好 ， 确 应 速度 
tk, 缺点 是 淡 棉 胶皮 射 镜 易 老化 。 多 
用 于 远 红 外 区 。 (3) PRM, 
如 TGS HT RM, HoH ARH 
Make, Bese, E 
介 电 常数 改变 。 它 的 特点 是 响应 速冻 
快 ， BARR a). FAP READ 
谱 仪 中 。 

红外 偏振 光谱 infrared polarization 
spectrum JL fae ET SPEAR 

红外 偏振 器 infrared polarizer ff: 
几 是 将 普通 红外 光源 产生 的 自然 光 进 
行 伪 振 后 而 得 到 偏振 红外 光 。 偏 振 器 
C1) 电介质 偏振 器 : 其 原 
理 是 基于 以 下 光学 现象 。 当 自然 光照 
射 到 任何 一 电介质 或 晶体 【如 玻璃 、 
石英 等 ) 表面 时 ， 所 反射 的 区 是 仿 
振 的 . 其 电 矢量 与 反射 平面 平行 ， 与 
人 人 射 面 垂直 ; (2) 线 姓 偏振 器 是 由 
VF AD EAE TT Ae REA ER 
AR, See AR ACTA 【光栅 常数 ) 
小 于 174 人 射 光 访 长 时 ， 大 射 光 中 只 
AERE HEATA En 
HERET, MEREPI TAA 
BHKSRCHRN, AERAR 
振 器 的 原理 。 如 今 线 所 偏振 器 已 经 取 
代 了 电介质 偏振 器 。 

红外 谱 圈 解析 infrared spectrum 
analysis MEHRERE. 

27 Sb 3857 infrared solvent 用 于 
红外 分 光 光 度 分 析 的 溶剂 。 对 其 要 求 


z. hong = 327 


是 : 对 样品 应 有 是 够 的 溶解 能 力 ， H 
不 与 样品 起 化 学 反应 ; 溶剂 与 样品 间 
PS FCS AUF ER, Be OF SR tE 
的 湾 剂 : 在 所 研究 的 波段 范围 内 不 产 


! 


i 


ER We Ne sR PUR ge 


EERIE HELSE e FEW 


池 厚 度 为 0.1 ~0.2mm 情 损 F., NA 
{ER ET APF 4000 - 1330em |: AE 
化 碳 可 用 于 1330 ~45dem"",, 

20 Sh} WR RR infrared absorption 
cell 红外 光谱 仪 中 盛装 液体 样 是 的 
AVNER. OT HOB BE RCA BIE 
AGRI LE. AREH., PRE, 


各 工 性 能 、 毒 性 ， 以 及 对 热 、 光 , 水 | 


和 化 学 物质 的 稳定 性 。 有 气体 吸收 池 
和 省 体 吸 收 池 。 前 者 分 普通 气体 池 ， 
加 压气 体 池 利 长 光 程 气体 吸收 池 。 H 
于 气体 中 单位 体积 内 的 分 子 数 比 液体 
中 少见 个 数量 级 ， 吸 收 强度 低 。 为 了 了 
增加 光路 中 的 分 子 数 ， 可 以 如 压 ， 亦 
可 用 多 次 反射 来 实现 。 具 前 市 售 的 长 


为 可 拆 人 部 式 吸 收 池 ， 固 定式 密封 吸收 
Th, ME OR et 
PRA CATIA OL pl). db shah E S 
温和 低温 吸收 池 。 

红外 吸收 谱 带 infrared absorption 
band 在 光 吸 收 过 程 中 ， 随 着 振动 用 
好 的 发 生 ， 伴 随 善 转动 胖 迁 所 形成 一 
组 靠近 的 说 线 组 。 溶液 中 由 于 分 子 间 
的 相互 作用 ， 


度 的 带 状 光 弯 ， 项 吸收 谱 带 。 报 据 吸 
收 谱 带 可 对 物质 进行 成 分 、 官 能 团 的 


气体 中 因 碰 挤 变 宽 和 多 
SRS S MN ROR, Bice | 
线 不 能 分 辩 开 ， 形 成 具有 : - 定 波 数 宽 


鉴定 和 结构 分 析 。 

红外 吸收 谱 的 三 要 素 three factors 
of infrared absorption spectrum + £7 
外 吸收 谱 带 的 位 置 、 强 度 和 峰 形 。 它 
们 对 解析 红外 光谱 都 很 重要 ， 在 确定 
化 合 物 分子 结 构 时 .必须 将 暖 收 峰 位 
SALA ER E A WE TE RP 
Be FLAT GR Le wee A OS A 


| 于 - 定 范围 时 ， 才 能 准确 地 推断 出 某 


BREE. WR, We 
1680 ~ 1780cm -' 有 有 吸收 峰 ， 但 其 强度 
E, 这 并 不 表明 所 研究 的 化 合 物 存 在 
ARE, KEHRA H PEE 
EAHA. RE TAR ee 
于 官能 男 的 种 类 ， 从 峰 形 可 辅助 判断 
BREA. WAAR. APRE 


O RAID, FN (ie BR ay 2 


但 主要 差别 在 于 最 收 峰 形 不 一 样 : H 


| SFSU TGR; He Came aOR 


峰 有 一 个 或 小 或 大 的 分 岔 ; RA E 


| 示 尖 锐 的 妖 形 。 
光 程 气体 池 已 达 40m。 液 体 吸 收 节 分 


红外 最 收 强 度 infrared absorption 
intensity 红外 吸收 强度 决定 于 振动 


时 侦 极 矩 变化 的 大 小 。 基 团 极 性 越 
| 大 , 吸收 谱 带 越 强 。 阁 基 特 征 峰 在 红 


外 谱 峰 总 是 最 强 的 谱 峰 之 一， 而 两 端 
取代 基 莽 别 不 大 的 磋 - 碳 键 的 红外 吸 
收 则 较 弱 。 吸 收 溢 带 强度 可 用 摩 东 吸 
He IR. TERE. ERMEK 
LES 

ELSE infrared microscope 
见 情 里 叶 变 搁 显 柚 红 外 光谱 条 ， 

红外 总 吸光 度 重 建 色 谱 图 iotal 
infrared absorbance reconstruction chro- 


matogram 重建 色谱 图 的 一 种 。 它 与 


322 hong 红 宏 后 


攻 学 图 有 一 定 相似 之 处 ， 即 色谱 峰 的 


响应 值 是 相应 时 刻 的 干涉 图 变换 成 红 


外 光谱 图 后 ， 全 小 数 范 围 (或 部 分 
波 数 范围 ) 的 红外 吸光 度 的 积分 。 
其 图 上 各 化 侣 物 的 响应 强度 是 该 化 合 
HARER WEE., Mient iA 


MBA. GR. BR | 


ARB. 


红 纲 乃 电泳 时 间 测 定 determina | 


在 


tion of red cell electrophoresis time 


电场 中 ， 表 面 带 负 蝶 荷 的 红细胞 向 正 


极 方向 移动 。 红细胞 的 测定 是 通过 某 
一 规定 此 离 所 索要 的 时 间 ， 称 为 红 细 


胞 电 访 时 间 。 该 时 间 的 延长 和 缩短 表 
示 红 细胞 聚集 性 的 增高 成 降低 ， 反 映 | 


Mm BK A. GS SH 
14.6 ~18. 25, 

并 网 胞 叶 酵 测定 red cell folate as- 
say ” 油 定 叶酸 方法 之 一 。 正 常 Im 
红细胞 内 会 叶酸 节 100 ~ 600pg, F 
幼 红 细胞 贫血 肝 厂 叶酸 含量 下 降 ， 下 
隆 程 度 与 贫血 的 程度 呈正 比 。 本 法 不 
如 秆 清 叶酸 测定 敏感 。 

AE ved shit 由 于 使 用 不 同 的 
湾 剂 或 引入 取代 基 所 引起 的 化 合 物 的 
JENS CFF TL aR ee) 的 
吸收 峰 向 长 波长 方向 移动 的 现象 。 其 
机 理 可 由 既 迁 能 级 的 变化 来 曾 明 。 例 
如 ， 当 化 合 物 游 于 极 性 溶剂 时 ， 会 产 
生 溶 剂 化 作用 ,出 于 激发 奉 和 基态 的 
电荷 分 布 不 同 而 使 这 两 种 状态 的 溶剂 
{EEE BARRERA, 有 机 
分 子 的 成 键 轨道 向 反刍 oo” BT 
虐 迁 能 僵 小 ， 凤 激发 态 的 极 性 大 王 基 
态 ， HERRERA, AMEE 


ST 

STIR AUER EEE rapid determine 
of red fuel ”所谓 红 油 实际 上 是 香港 
地 区 对 工业 专用 柴油 的 一 种 俗称 ， 是 
ASE LP a Ae a a, eB 
AR fe AMET, MUAR 
称 为 红袖 。 由 于 这 类 柴油 存 香港 是 免 
税 油 屈 ， 故 其 价格 低 了 ' 普 遂 柴 油 。 我 
国 从 未 批准 “红袖 ”进口 ， Bee 
部 门 要 求 出 人 境 检 验 检疫 局 定性 样品 
屋 否 是 香港 “ 红 油 " ， 以 得 确 认 是 否 
HEM. HEE SH PES AR 
的 方法 是 ,在 样品 中 加 Na0H MET 
F. ARAH. E FEKA 
有 紫色 者 ， 就 可 判定 含有 醒 昔 该 定 
性 方法 检 出 限 > 0 35mg - LURRR, 
醒 划 的 定量 方法 是 ， 经 NaOH 和 正 丁 
FERIRE. 将 水 相 在 594nm 处 
We ROCHE. Rw oT CA se 


i 0 35mg - LBB. 


Wh eee mavroscopic 
Magnetization vector 核 自 旋 量子 数 ! 
EFH EAE B, FARA 
(27+1) (HER. BRE S a 
(2) +1) SER EREE a 分 别 在 以 
Ba 方向 为 对 称 轴 的 相应 的 圆锥 面 上 
TEMES. h PEER im oy BE 
HE SD ADH FR DES 
RRR APAE ER G A 2 BE 
HAm- AEREE M. 
位 体积 内 该 体系 所 有 N TREE a, 


DOCH ALM = S pes M 简称 为 磁化 


ae RE R ERREK Bt. 
后 沉淀 post-precipitation 当主 要 


ARE hua 323 


沉淀 反应 已 经 党 成 ， 沉 淀 与 母液 一 起 
放置 时 ， 和 母液 中 某 种 本 难以 形成 沉 


证 ， 或 是 能 形成 稳定 过 饱和 溶液 而 不 | 


能 单独 形成 沉淀 的 物质 随后 也 沉淀 下 
来 的 现 象 。 后 沉 注 使 域 初 沉淀 的 物质 
严重 于 污 ， 日 随 沉淀 放置 时 间 的 延长 
it BETS Be RK. 
后 脉冲 posl pulse 
大 期 间 产 二 的 正 离子 问 到 阴极 或 前 级 
打 拿 极 并 引 恬 出 -个 二 次 电子 脉冲 的 
现象 。 由 于 此 二 次 脉冲 跟随 第 -- 个 脉 
HB ASHE ILA 


采用 低 后 脉冲 速率 的 管子 是 从 根源 上 
消除 后 脉冲 的 最 好 途径 。 


后 向 散射 back scattering SHH | 


受 散 射 光 传播 的 一 种 方式 ， 它 沿 善 与 
录 浦 光 人 射 方向 相反 的 方向 传播 。 
TTR following reaction 化 学 
RMIT FRA, HR Reh 
物 紧 接 着 参加 化 学 反应 。 
PER 2 3t respiration chemilumi- 


nescence 


光子 测量 技术 监测 到 人 在 呼吸 过 程 中 
能 自发 地 发 射 700 光子 . 升 ”。 这 是 
由 于 空气 中 存在 的 氧 自由 基 等 活性 基 


FRR ARR ATOR AGRA. SR | 


合 有 多 种 活性 物质 、 所 以 有 人 发 现 抽 
雪 疡 烟 的 入 其 呼吸 发 光 比 正 


常人 高 。 
PRR Zh breathing vibration M, 
BRA. | 
SEEM ar Game stabilizing | 


agent 其 作用 主要 是 稳定 光源 的 燕 


在 电子 联机 放 
Re A AER EHATE 


生物 体 在 呼吸 过 程 中 自发 | 
发 射 光子 的 现象 。Willims 等 曾 用 单 | 


发 、 激 发 温度 ， 以 碱 小 或 消除 试 样 组 


| RRRA., Ab A ADE ae a RER. 


PAROS. CARRAR AR A a 


| 低潮 点 。 


互补 色 complementary colors 
能 够 混合 产生 白色 或 灰色 的 两 种 颜 
色 ， 称 为 互补 色 ， 例 如 黄 一 蓝 、 红 一 
Se. EMT AL ASSL. RR. tL BL Oe, 


的 颜色 环 上 上 上， 白色 位 于 圆 环 中 心 ， 与 
罚 心 相对 直径 两 端的 环 上 两 点 伐 表 的 


| 两 种 颜色 都 是 忆 补 色 。 一 对 互补 色 订 
秒 ， 会 在 相关 丙 数 上 出 现 峰值 ,因此 | 


在 适当 的 比例 下 混合 成 白色 或 灰色 ， 
比例 不 适当 时 则 得 到 接近 其 中 某 …- 种 
MEM A (FEE) 色 。 

BAG ERM) rule of mutual ex- 
在 光谱 选 律 中 ,在 具有 中 心 
MRM AT Pp. Tesi BE PELs ie 
许 的 【红外 活性 )， 则 不 为 拉 曙 允许 
(为 拉 有 曼 非 活性 )， 上 友之 亦 然 。 此 称 
EAA AM, 

ESEK reciprocity-law failure 
HAERERE H EE E 
SE t ATR, BIH =E 4B 
事实 上 ， 若 有 两 个 不 同 的 照度 E 及 
E,， 作 用 的 坚 光 时 间 分 别 为 4 An, 
M Eh =E, (RRP GR E 
并 不 一 样 ， 此 称 感 光板 的 互 易 律 失 
效 。 为 了 避免 这 种 效应 的 影响 ， 制 作 
乳剂 特性 曲线 时 ， 曝光 时 间 上 应 与 分 村 
Ft ES DE Pa a SH Et RHR Pe aA 

MBH glide plane 进行 滑 物 对 


clusion 


” 称 操 作 的 对 称 元 素 。 滑 移 对 称 操作 是 


及 映 操作 与 沿 平行 于 对 称 面 的 方向 作 
平移 操作 的 复合 对 称 操作 。 如 果 复 合 


对 称 操作 中 的 平移 操作 是 沿 申 体 学 a 
轴 方 向 施行 的 ， 称 之 为 a eT, E) 
理 沿 5 方向 施行 的 称 为 上 滑 妹 面 ， 济 
“方向 施行 的 称 为 ec 滑 移 面 。 如 果 滑 


”为 平均 化 . 这 种 核 化 学 等 价 也 称 为 化 


移 面 的 复 台 操作 中 ， 平 移 操 作 是 沿 着 : 


与 对 称 面 平行 的 两 个 卓 轴 的 对 角 线 方 
问 施行 的 ， 就 是 n 滑 移 面 或 卫 滑 移 


面 。 在 4 MAST. 滑 移 面 、< 滑 移 


而 和 ” 滑 移 面 的 平移 对 称 操 作 中 ， 平 
移 量 是 所 指定 方向 上 上 其 木 周 期 的 - 


半 ， 而 在 d 滑 移 面 的 平移 对 称 操作 | 


中 , PRE EATER 
的 174, 

化 合 物 形成 色 谱 “compound-forma- 
tion chromatography $ PEREA R E 
化 合 物 的 形成 与 分 解 过 程 的 色谱 方 


法 。 例 如 ， 亲 和 色谱 就 是 -种 化 合 物 


ERER. 
化 探 样品 geochemical prospecting 
sample 用 于 化 探 分 析 的 样品 称 为 化 


探 样品 。 化 控 分 析 是 地 球 化 学 勘查 中 | 


采用 的 能 够 有 效 地 发 现 ， 强 化 和 评价 
地 球 化 学 异常 的 分 析 方 法 。 早 期 的 分 


析 方 法 以 羊 定时 光谱 分 析 和 上 比 色 分 本 | 


为 主要 手段 ， 自 2 世纪 后 年 伐 以 


来 ， 新 的 选择 性 和 灵敏 试剂 、 新 的 分 | 


析 方 法 和 新 的 喜 精 密度 白 动 化 分 析 仪 
器 不 断 地 应 用 到 化 探 分 析 领 域 ， 

化 学 等 辣 核 与 化 学 等 价 chemical 
equivalent nuclei and chemical equiva- 
lence 分 子 通过 点 群 对 称 操作 可 使 
分 子 内 部 一些 核 互 换 位 置 ， 并 使 整个 
分 子 复 元 的 一 组 同 种 核 为 化 学 等 同 
核 。 在 NMR 中 由 于 分 子 内 一 些 基 团 


可 快速 旋转 ， 使 基 团 上 的 同 种 核 的 行 | 


学 等 同 核 。 一 般 地 说 ， 化 学 等 价 的 核 
具有 相同 的 化 学 位 移 。 因 为 偶然 的 原 
内 而 化 学 位 移 相同 的 核 也 称 为 化 学 等 
tr {等同 ) 核 。 

化 学 电离 chemical ionization ff 
谱 法 常用 的 一 种 电离 上 方式。 其 原理 
是 : 首先 使 反应 气 电离 ， 由 电离 的 反 
应 气 离子 与 被 分 析 物 分 于 发 生 分 子 - 
离子 上 反应， 从 而 使 被 分 析 物 离子 化 。 
从 化 学 电离 的 条 件 分 有 低压 
(<O0.1Pa) 和 北 举 电离 、 中 压 {1 ~ 
2000Pa) 化 学 电离 和 大 气压 化 学 电 
Ro 从 化 学 反应 的 类 型 分 ， 有 正 化 学 
电离 和 负 化 学 电离 。 正 化学 电离 发 生 
的 分 子 -离子 反应 主要 有 质子 转移 反 
应 、 电 荷 变 搞 反应 、 亲 电 吉 成 反应 ; 
负 化 学 电离 发 生 的 分 子 -离子 反应 主 
要 有 电子 捕获 反应 、 人 负离子 加 成 
反应 等 。 

化 学 电离 【离子 ) 源 chemical 
ionization source 一 种 常用 的 质谱 位 
离子 源 ， 利 用 化 学 电离 的 原理 使 样品 
发 生 电 离 的 装置 。 自 前 特 指 在 真空 下 
产生 化 学 电离 的 装 轿 。 它 的 结构 与 电 
子 电离 源 类 似 ， 只 是 化 学 电离 的 电离 
室 有 较 好 的 密封 性 ， 使 室内 到 应 气 可 
以 达到 离子 -分 子 反 应 所 和 需 的 讨 强 。 
它 是 一 种 软 电 离 技术 ， 利 用 电子 束 先 
fe RMAC (P RES) 电 
H, RAMS, SAME 
分 子 碰 擅 ， 进 行 离子 -分 子 反应 ,得 
到 比 样 蝇 分 子 大战 小 --- 定 质量 CA 
体 数值 大 小 与 反应 气体 有 关 ) 的 淮 
分 子 离子 ， 由 准 分 子 离子 可 以 推测 
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ay Pe. 

FBI chemiluminescence $ 
称 冷 光 ,， 指 通过 化 学 反应 而 产 牛 的 发 
光 现 象 ， 物质 分 子 吸 收 化 学 上 及 应 产 牛 
的 能 量 后 既 迁 至 激发 态 ， 当 其 回 到 基 


态 时 以 光 的 堪 式 辐射 能 量 。 化 学 发 光 ` 
现象 较 早 发 现 寺 牛 物体 ， 如 董 火 虫 和 ` 


一 些 海 洋 竺 物 中 ， 善 通 有 机 物 的 化 学 


GALS FOBT) 年 由 Radziszewski 在 


研究 洛 粉 碱 与 过 氢化 氧 的 反应 时 发 


PR. 20 世纪 5 年 代 后 化 学 发 光 现 象 
在 分 析 化 学 由 获得 广泛 应 用 ,化 学 发 
FEST AY E SEAS CE ok ARES PS 
装置 简单 。 

化 学 发 光标 记 
label 将 一 种 化 学 发 元 效率 较 高 的 发 


chemiluminescence 


光 试剂 用 有 机 合成 的 方法 以 具 价 键 形 | 
式 与 被 标记 物 侦 联 ， 使 被 标记 物 具有 


化 学 发 光 能 为 ， 因 此 可 利用 北 学 发 
光 检 测 技术 将 其 灵敏 地 检 出 。 常 用 的 
化 学 发 光标 记 剂 有 和 鲁 米 诺 ，、ABEI、 
OV REAR. CK MRE. trie 
Si ERRA, RREA. È 
-HBRRR GTR WE ® 
化 法 等 。 

{SAKE BR chemilumines- 
cence sensor -种 基于 化 学 发 光 反 应 
和 测量 原理 的 传感器 。 这 种 传感器 通 
常 由 两 部 分 组 成 ， 一 是 感应 器 、 由 对 
A REM iD 
能 腊 构 成， 二 是 转 模 器 ， 将 在 膜 上 进 
行 化 学 发 光 反 应 而 产生 的 化 学 发 光 依 
号 转变 为 电信 息 ， 最 后 经 处 理 ， 在 仪 
WEERLE EE. 

作 学 发 光 反 应 动力 学 曲线 


chemi- | 


luminescence reaction kinetic curve AË 
堂 发光 强度 随时 间 变 化 的 曲线 。 它 表 
征 化 学 发 光 反 应 的 速度 ， 出 于 许 包 化 
学 发 光 反 应 时 现 快速 的 动力 学 特性 ， 
因此 在 北 学 发 光 检 测 装 置 和 的 设计 中 变 
求 具有 高 度 重 现 的 试剂 混合 方式 ， 以 
保证 足够 的 测量 和 精密 度 。 

FREI themiluminescence re- 
agent 指 友 应 中 其 产物 【或 反应 物 ) 
能 吸收 反应 的 化 学 能 而 产生 化 学 发 光 
的 试剂 ， 或 能 将 能 量 传递 给 体系 中 共 
ARBOUR, BURA PAIRS 
发 光 的 试剂 。 前 者 的 典型 例子 是 便 米 
i, HAW pee FRERE 
子 吸 收 反 应 的 化学 能 而 被 激发 ， 同 冯 
基态 时 发 射 光 子 ， 后 吾 的 典型 例子 是 
iS EMERG TCPO [ 双 -(2,4,6- 三 握 
EE) RAR]. Ae er ee ab 
激发 态 的 1, 2-2 ARR T OM 
(1), 其 本 身 并 不 发 光 ， 而 是 将 能 
量 转移 给 某 … 荧 光 化 合 物 ， 后 者 产生 
化 学 发 光 。 

EFEX  chemilumines- 
cence detector 一 种 选择 性 很 高 的 检 
测 器 ， 基 于 化 学 反应 产生 的 发 光 现象 
的 原理 设计 而 成 。 常 用 于 含 硫 、 含 氮 
化 合 特 的 测定 ， 以 测 硫 的 化 学 发 光 检 
浏 器 为 例 ， 其 机 理 为 含 硫化 合 物 经 化 
党 反应 产生 的 S0， 青 与 臭 气 进 行 第 
一步 反应 ， 产 生 的 发 射 交通 过 滤 光 片 
由 光电 倍增 管 接收 信号 ， 这 是 硫 的 选 
FRS., FP es Sy aE 
成 正比 。 化 学 发 光 检 测 器 灵 徽 度 高 ， 


; 最 小 检测 量 可 达 皮 克 级 。 


化 学 发 光量 子 产 率 


chemilumines- 
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cence quantum yield 化 党 发 光量 子 | 
EE (Pua) 定义 为 产生 化 学 发 光 的 


分 子 数 与 参加 化 学 发 光 扩 应 的 总 分 于 
数 的 比值 ， 由 下 式 表 示 。 


©. = 发 光 的 分 子 数 
Ol TLRS ae A ap FORE 
PRBS  chemilumines- 


cence immunoassay 利 | 用 wS 与 ik +E 
发 光 反 应 的 试剂 标记 抗原 或 抗体 ， 并 


利用 化 学 发 光 检 测 技 术 进 行 免疫 分 析 


的 一 -种 技术 。 标 记 物 可 以 二 发 光 剂 如 
PRB, ABE 等 ， 其 被 氧化 后 产生 
强烈 的 化 学 发 光 。 亦 可 是 催化 剂 如 杯 
RESIS, HRS A itd 


WER IITA BI. E i 


标记 物 自 向 小 参与 化 党 反应 ， 但 是 能 
通过 能 量 转 秽 过 程 ， 吸 收 化 学 反应 产 
生 的 化 学 能 而 被 激发 并 发 射 光 子 ， 则 
亦 属 此 类 分 析 技 术 。 ROTTER AIL 
学 发 光 分 析 的 高 灵敏 度 和 人 免疫 分 析 的 
专 一 性 的 优点 ， 基 一 种 超 微 量 的 分 析 
方法 ,能 分 析 107" -1075mol e L 
的 生物 样品 。 

化 学 发 光 探 针 chemiluminescence 
pobe 被 化 学 发 光 试 剂 标记 的 化 全 
PRN RHE. BRATA 
有 化 学 发 光 的 特性 。 

化 学 发 光 体 系 chemiluminescence 
system ”以 参与 化 学 发 光 反 应 的 化 学 
发 光 唱 来 进行 分 类 ， 每 种 类 型 在 习惯 
上 被 称 为 一 种 化 学 发 光 体 系 。 例 如 ， 
鲁 米 诸 化 学 发 光 体 系 指 有 重 米 诺 参 与 
的 一 类 反应 的 总 称 。 常 见 的 还 有 光泽 
精 化 学 发 光 体 系 、 洛 了 酚 碱 化 学 发 光 体 


R, PRUE BIE. Ñ 


i 


i 


KB ROR ROGER F 

化 学 发 光 效 率 
efficiency 亦 称 为 化 学 发 光量 子 产 
B, BRUCE TH ES, 

化 学 发 光 增 强 剂 
cence enhancer 加 人 到 和 比 学 发 兴 反 
诬 体 系 中 使 化 学 居 光 强度 大 大 增强 的 
Al. Ripple Sie. ARB 
内 为 它 的 加 人 使 产生 激发 态 产物 的 效 
EEK, SC TARR e 
JET RASH. REHE 
光 增 强 剂 是 表面 活性 剂 。 如 咱 啶 衔 生 
物 在 腔 来 中 与 氧 反应 可 以 产生 较 强 的 
化 学 发 光 ， 而 在 水 淤 液 中 检测 不 到 发 
tifa. Heb, PRAMS CAT 
大 大 增强 过 氧化 物 酶 催化 重 米 庶 的 化 
学 发 光 强 度 ， 被 广泛 用 于 化 学 发 光 免 
RHP. 

化 学 分 析 chemical analysis ”基于 
物质 的 化 学 反应 对 试 样 进行 定 福 或 定 
这 分 析 。 化 学 定性 分 析 主 要 涉及 各 种 
系统 {形成 硫化 物 、 和 氧气 化 物 和 碳 
酸 盐 等 ) 分 析 法 和 特效 试剂 分 析 法 ; 
定量 分 析 主 要 有 重量 分 析 法 和 滴定 
分 析 法 。 

化 学 分 析 用 电子 能 谱 
Spectroscopy for chemical analysis; ES- 
CA EDX 射线 光电 子 能 谱 。 该 名 字 
是 XPS 的 通俗 说 法 ， 现 在 常用 的 名 


chemiluminescence 


chemilumines- 


electron 


| 称 是 式 射 线 光 电子 能 谱 。 


Fh chemical interference 
在 溶液 或 气相 中 被 测 元 素 与 其 他 组 分 
之 间 的 化 学 反应 而 引起 的 被 测 元 带 分 
析 信 号 的 变化 。 它 是 一 种 选择 性 干 
扰 ， 不仅 取决 于 被 测 元 素 和 干扰 元 素 
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的 性 质 ， 还 与 实验 条 件 【〈 火 焰 类 型 、: 


ME. RG. AMR, A 
SPM. HAET) 有 密切 关 
Ro 它 苔 可 以 增强 分 析 纺 号 ， 亦 可 能 
eA oe ETIE E, GB Te AE A A BR 
感 ， 府 仅 将 后 省 称 为 干扰 。 化 学 干扰 
的 原因 很 复 淋 ， 
素 形 成 热力 学 更 稳定 的 化 合 物 、 形 成 
难 米 氧化 物 、 碳 化 物 或 握 化 物 ， 与 基 


体 或 有 机 物 形成 易 挥 发 性 化 合 物 ， 难 

挥发 性 基体 包 种 被 测 元 夫 等 。 因 此 也 | 
没有 消除 化 学 十 拢 的 通用 方法 ， 需 视 
具体 情况 采用 不 同 的 方法 ， 常 用 的 方 | 


法 有 : EARRAN., BRR IAL. ae 
PUR Bp; 提高 温度 ; 化 学 分 


离 ; 采用 其 体 匹配 的 标准 样品 ; 应 用 
| 种 样品 分 析 。 


标准 加 和 法 等 

化 学 感应 动态 核 极 化 
induced dynamic nuclear polarization; 
CIDNP TERA HA Ee Ea 
AAEM NA AR eB, AMT 
1967 年 ， 它 所 产生 的 NMR 信号 常 比 
普通 核 欧 沃 豪 斯 效应 (NOE) EJB, 
检测 的 自由 基 的 灵敏 度 甚 至 比 ESR 
更 高 。 这 种 现象 可 通过 化 学 、 热 或 光 
等 多 种 方式 来 诱导 ， 经 诱导 产生 了 日 
由 基 ， 而 此 对 新 分 子 形成 过 程 中 各 个 
自由 基 对 核 的 自 旋 态 有 确定 的 选择 规 
R, 从 而 引起 核 自 旋 取 向 的 重新 分 
布 。CIDNP 实验 可 辨别 该 反应 体系 是 
BRT ARM, BREA ER 
MMSE AEN RR ATG 
究 友 应 的 全 过 程 ， 获 得 反应 速率 党 
数 、 活 化 能 、 Ahim, KiE 
合 的 几率 等 信息 。 可 和 作为 结构 化 学 的 


chemical 


如 被 测 元 案 与 于 扰 元 | 


SHA, Wee hapa 


| 合 常 数 的 数值 与 符号 ， 自由 的 g 因 


子 ， 自 由 基 对 换 作 用 能 ， 自 旋 耦 合 常 
数 的 数值 和 符号 ， 自 由 基 的 核 弛 再 时 
间 等 。 可 用 来 研究 10 ~ 1007s 所 出 
FRR W, WANN, 
光 生 化 反应 等 , 

ETEW chemical spectrometry 
一 种 化 学 预 分 离 富 集 与 原子 发 射 光 谱 
TE CAES) 相 结 全 的 方法 ， 是 采用 化 
学 方法 把 待 调 茶 质 元 素 转 变 为 所 需 的 
化 合 物 形式 ， 选 择 相应 的 方法 进行 预 
富 集 ， 然 后 对 杂质 浓缩 物 进 行 原子 发 


| 射 光谱 法 注定。 常用 的 富 集 方法 有 挥 


发 法 、 荣 取 法 、 离 子 交换 法 和 沉淀 法 
等 。 化 学 光谱 法 适用 于 广泛 领域 的 多 


KEFR chemical flame HERA 
焰 - HRS RT Be DT WR 


eee a ae Pet te eo 


学 到 应 提供 能 量 的 热源 。 在 分 析 中 ， 


作为 原子 化 热源 使 用 的 火焰 ， 需 要 考 


BHAA: (1) 火焰 温度 ， 直 接 
决定 了 它 的 原子 化 能 力 ， 空 气 - 乙 烽 
火焰 的 温度 最 高 可 以 法 到 2500K， 近 
30 种 元 素 可 有 效 原子 化 ， 氧 化 亚 氨 - 
乙 熔 火焰 的 最 高 温度 可 以 达到 
2990K ， 可 使 约 70 种 元 亲 原 子 化 。 在 
KE AAEM RRE RER 
本 的 ， 要 选择 最 佳 火 焰 区 ， 通 常 是 内 
焰 区 进行 测定 ，(2)》 燃烧 速度 不 能 
过 人 快 ， 过 快 的 燃 伐 速度 要 求 蝶 高 的 供 
气 速 度 ， 香 则 会 产生 回 火 ， 空 气 - 乙 


| PRK RG A EE PR ZK I BR BS 


WEH lem- s'e (3) PERM 
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能 ， 直 接 限 制 了 它 的 所 能 应 用 的 波长 
范围 ， 有 机 烃 类 火焰 在 < 220nm 的 短 


BERN RAR. (AR 
特性 ， 直接 影 响 原 子 化 效率 ,通常 使 


用 稍 许 富 燃 的 还 原 性 火焰 进行 测定 。 
化 学 激活 效率 chemical excitation 
efficiency 任何 -- 个 化学 发 兴 反 应 都 
包括 两 个 关键 步 聂 ， 即 化 学 激活 和 发 
光 过 程 。 化 学 激活 效率 指 在 北 学 发 光 
反 埠 中 国 吸 收 化 学 能 而 被 激发 的 分 子 
数 与 参加 化 学 发 光 反 应 的 分 子 数 的 比 
fA. 用 中. 表示 .， 即 
-= 生 战 激发 态 的 分 子 数 
所 参加 反应 的 分 子 数 
化 学 计量 关系 


relation of stoichi- 


间 的 关系 。 便 和 如， 反应 M + 2b = 
ML,, Imol M 45 2mol 反应 生成 
Lmol ML ， 则 称 M 和 工 在 此 反应 中 
的 化 学 计量 关系 为 1: 2, 

{HBA | stoichiometric flame 


SRR PEE AI. — PRR BRAT | 


组 成 符合 它们 到 庶 尼 学 计量 关系 的 火 
Mi 例如 乙 据 火焰， 乙 烽 燃 烧 完 全 时 
发 生 的 化 党 反应 是 

2C,H, +50, —+4C0, +2H,0 


S2R5R AWS MAL: 2.5 | 


(MARS TO a eae I: 
12.5) BY, 获得 中 性 【或 近似 中 性 ) 
的 火焰 。 化 学 计量 火焰 的 特点 是 温度 
mi. AMMAR). 

忆 学 计量 学 chemometrices xÆ 
化 学 统计 学 、 是 化 学 与 数学 、 计 算 机 
科学 相 结 合 而 形成 的 边 绿 交叉 学 科 。 


这 一 名 词 是 瑞典 Umea 大 党 的 活 尔 德 |; 


(S. Wold) 于 1971 年 首次 提出 。 其 
任务 是 研究 有 头 化 学 测量 的 理论 与 方 
法 学 ， 应 用 数学 、 统计 堂 与 信息 理 
i. 计算 机 科学 的 方法 和 手段 ， 科 学 
地 设计 化 学 实验 ， 选 择 最 优 的 测量 方 


| 法 ， 最 有 效 地 获取 体系 有 用 的 特征 数 
| 拘 ， 并 通过 解析 测量 数据 最 大 限度 地 


从 中 提取 有 关 物 质 的 定性 、 定 量 、 形 
态 、 结 梅 等 信息 。 它 是 … 门 正在 发 展 
的 新 兴学 科 ， 其 主要 研究 内 容 包括 统 
计 学 与 统计 方法 、 校 正 理 论 、 模 型 和 
参数 估计 、 实 验 设 计 和 优化 方法 、 分 
析 信 号 处 理 、 化 学 模式 识别 、 定 量 构 
效 关 系 、 人 工 智能 和 专家 系统 、 软 件 


| 和 库 检索 等 
ometry 化 党 反应 中 各 反应 物 的 量 之 


EFAA bonded stationary 


| phase 简称 化 学 键 合 相 。 是 指 固定 


RF SRR EBA CO 
AOE AS EE: E AE MSE Si—OH) 
经 过 化 学 反应 ， 以 化 学 键 的 形式 相连 
TERA AEH. BARNS. E 
FEB TE RR Re EY e S- BF] LAA 


| PRR BP. Ea TAHE 


FRR, 内 而 在 实际 操作 中 可 以 采用 
较 高 的 流速 ， 而 不 会 导致 柱 效 的 明显 
Ek. FRAEN, KARE 
低 了 由 于 温度 或 游 剂 作 用 而 造成 的 流 


| 和 失 ， 有 助 于 减 小 检测 器 的 本 底 嗓 声 ， 


RRB AME, SURES. 
EFRA bonded phase 
chromatography 又 称 键 合 相 色谱 或 
化 学 键 合 固定 相 色 谱 。 指 采用 键 合 固 
定 相 的 液 要 色谱 方法 ， 它 是 目前 应 用 
最 广泛 的 被 相 色 谱 方 法 。 
es 


chemical exchange 在 
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分 子 内 或 分 了 间 有 忽 键 、 或 有 配合 物 
PUFA. RE 【fluxional) 分 子 的 平 
衡 、 分 于 构象 的 平衡 等 情况 中 ， 由 于 


分 子 内 或 分 -了 问 基 团 的 重 排 旋转 导致 
被 观测 核 的 位 置 发 生 姿 换 ， 这 现 得 称 | 
: 测 不 到 化 学 反应 发 生 ， 也 可 近 亿 作为 


为 化 学 交换 ， 核 磁 共 振 谱 谱 峰 位 与 峰 
形 直 接 上 反映 了 这 种 交换 这 程 的 进行 和 
变换 的 快慢 . 


慢 交 换 ， 面 在 高 漫 时 划 可 处 于 快 交 


换 。 有 的 体系 随 关 pH 值 而 变化 A | 
用 变温 实验 或 改变 体系 的 pH 值 的 实 


验 可 以 了 解体 系 中 有 关 分 于 之 间 的 相 
互 作用 以 及 它们 所 处 的 状态 。 涉 及 芭 
复 条 耦合 体系 的 多 位 的 化 学 交 搞 问题 


的 处 理应 用 量子 力学 的 密度 矩阵 的 方 ， 


A. TERREA, BANERA 
HZB ETIE v, 


5v, EH va >r, HALL A | 
等 ， 即 核 在 A、B 位 置 上 的 寿命 相 


lls r, =7, =27。 当 取 与 核 进 动 方向 
_ fay thy) 


… 致 ,以 旋转 频率 为 mw = 一 “3 的 
旋转 坐标 系 看 来 ， 核 在 上 A 位 的 进 动 


频率 为 mx —y,, BRN BE E 

' a; 为 物质! 的 活 度 。 利 用 化 学 势 的 高 
i 低 可 以 判断 物质 在 分 离 过 程 中 的 转移 
neering 多 称 为 初级 酶 工程 (primary | 


VB Poe 
化 学 酶 工程 chemical enzyme engi- 
enzyme engineering) 。 几 酶 学 与 化 学 
工程 技术 相生 结合 而 形成 ， 艺 通过 化 
学 修饰 ， 辕 定 化 处 理 ， 甚 至 通过 化 学 


合成 靶 等 手段 ， 改 善本 的 性 质 以 提高 | 
PELE BBE IRMA. ERLE ARR ， 


Be, HG. ERREAL 
RHR. 


-个 体系 的 交换 速率 常 | 
PS RGAE A Ak. FEAR | 


长 学 平衡 chemical equilibrium 
系统 组 成 不 随时 间 而 变化 的 状态 。 化 


”学 平衡 的 条 件 是 ， 产物 的 化 学 势 等 于 


反应 物 的 化 学 势 。 当 几 种 物质 共存 
时 ， 如 果 反 应 速率 很 小 以 致 短期 内 检 


平衡 处 理 。 例 如 在 通常 情况 下 H, 和 
Ny 的 混合 气 栖 邮 可 近似 视 为 化 学 平 
RBS. 

化 学 色谱 法 chemi-chromatography 
基于 化 学 反应 差异 的 色谱 方法 。 

化 学 势 chemical potential {ARH 
物质 i 的 化 学 势 定义 为 : MERRE 
BET. IEA p 和 其 余 组 分 的 摩尔 数 
保持 不 变 时 ， 向 体系 中 加 入 每 摩尔 物 
质 i 时 ,体系 的 自由 能 台 的 变化 


aG 
we (or) 
气相 中 的 化 学 势 为 


i, =p? + RTIn FE 
P 


| ws 和 p? 分 别 表示 标准 状态 下 的 化 学 


BSAA, p? = 101.325kPa, RW 
气体 常数 . 液 相 中 


pi = +RTna; 


方向 与 限度 ， 也 可 以 推导 出 物质 在 两 
相 中 的 分 配 系数 。 

化 学 态 效 应 chemical effect X $f 
线 荧光 光谱 分 析 中 的 一 种 基体 效应 。 
当选 用 的 分 析 谱 线 与 待 测 元 素 的 外 层 
电子 有 闫 时 ， 待 测 元 率 在 样品 中 的 氧 


化 态 、 配 位 数 、 成 键 状态 和 其 他 化 学 


态 的 差异 ， 都 可 能 影响 分 析 谱 线 的 波 
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长 、 峰 宽 以 及 峰 形 。 对 于 轻 元 素 ， 化 | 共振 频率 也 就 不 同 。 同 种 核 素 因 化 学 


学 态 朗 应 有 时 是 下 可 避免 的 。 另 -A 
面 ， 利 用 化 学 态 交 应， 研究 X BER AE 
光 光 谱 精细 结构 也 可 以 提供 有 关 元 素 
在 样品 中 的 氧化 态 、 配 位 数 、 成 键 状 
ASS RFA HIER 

化 学 图 chemical picture GC-FTIR 
联机 运行 中 计算 机 按 化 学 特性 和 分 
析 的 需要 人 为 没 置 了 “化 学 窗口 ”来 采 
集 数 据 的 - -种 方式 。 如 欲 进 行 广 谱 分 
tral, — MS ie BH Se OO 3200 ~ 
3600cm | | Bx 3t BIT 1670 ~ 1800cm ~. 
烷 基 窗口 2800 ~ 3000cm | SESE A 
1500 ~ 161Gcm~) , TF EH AFER oh 


0720 ~ 8S0cm |S, SURE AAS : 
程 的 C= 一 0 变化 情况 ,只 需 设置 一 个 ， 


一 0 窗口 妇 可 ， 化 学 窗口 前 设置 与 
试 样 组 分 的 化 学 结构 密切 相关 ， 化 学 
图 正 是 因此 而 得 各 的 ,从 GC-FTIR 


采集 的 复杂 试 样 的 化 学 图 ， 可 大 致 看 | 


出 试 样 由 多 少 成 分 组 成 ,这些 成 分 含 
有 哪些 官能 财 ， 六 致 是 什么 类 型 的 化 
合 物 。 一 般 有 机 化 合 物 多 含有 烷 基 ， 
观察 化 学 图 中 的 烷 基 窗口 往 荐 可 以 判 
Wi GC 出 峰 情 况 。 


4.22458 chemical shift 化 学 位 


移 在 不 同学 科 中 有 不 同 的 具体 含 叉 。 | 


FERS, Awa 
RARA LAA EB AR, BO} 
电子 云 分 布 不 同 ， 即 化 学 环境 不 同 ， 
对 核 的 屏 项 作用 不 同 。 当 分 子 处 于 一 
个 固定 强度 的 外 加 静 磁 场 中 时 , 核 外 
电子 绕 核 的 环流 运动 ， 产 生 了 附加 的 
磁场 、 导 致 核实 际 所 感受 到 的 外 如 的 
静 磁 感应 强度 足 不 同 的 ， 因 此 其 核磁 


| 学 环境 的 茶 核 素 的 共振 频率 值 是 不 同 


环境 的 差异 而 共振 频 闪 不 同 被 称 为 化 
学 位 移 。 在 不 同 场 强 的 仪器 下 同一 此 


的 。 为 了 统一 上 起见 ， 采 用 一 个 无 量 网 
的 相对 差 值 并 将 它 扩大 10° 信和 来 表 
AR. 记 以 人 测量 时 选 定 某 ks 
ERRER., Einf pet (TMS) 
中 的 甲 基 氢 为 基准 ， 它 的 共 据 频率 为 
bp$#， 化 学 位 称 值 8 为 0。 任何 化 合 物 
中 某 ' 了 HH 核 的 化 学 位 称 #5 定义 成 它 的 共 


| 振 频率 rw 与 vs ZHR n 或 仪器 


的 工作 频率 m FARR 10° 之 值 。 因 此 ， 
iF fr i ARERR TT KR 
Pee ie RL RE RE SE 
得 的 最 重要 的 基本 信息 之 一 。 在 光电 
FRE. OTPRRT BARE 
(结合 能 ) 因 该 原子 周围 化 学 环境 的 
变化 所 引起 的 变化 吗 化 学 位 移 。 常 取 
自由 原子 为 比较 的 基点 。 出 射 的 光电 
下 结合 能 主要 由 元 素 的 种 类 和 激发 软 
道 所 决定 ， 但 由 于 原子 内 部 外 层 电 子 
的 屏蔽 散 应 ， 芯 能 级 轨道 上 的 电子 铺 
合 能 因 所 处 化 学 环境 不 同 而 有 . -些微 
小 差异 -。 通常 元 素 获 得 额外 电子 时 ， 
(FRSA, KIRK Ns ee 
低 。 反 之 ， 当 该 元 素 失 去 电子 时 ， 化 
学 价 为 正 ， 结合 能 增加 ,光电 子 能 谱 
的 化 学 位 移 与 元 豪 的 化 学 价 态 、 原 子 
的 电 人 负 性 差 以 及 原子 弛 怕 效 应 有 其 。 
它 是 光电 子 能 谱 中 最 常用 的 参量 ， 可 
以 用 来 分 析 元 素 在 该 物种 中 的 化 学 价 
态 和 存在 形式 。 

化 学 位 移 的 标 度 scale of chemical 
shift REREH OS y 的 扳 立 的 裸露 核 在 
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ey B 中 核磁 共振 频率 为 > = 
TE, 受到 屏 项 o 的 校 的 核磁 共振 频 
率 应 为 "= 79， 它 的 真 值 是 相对 于 
孤立 的 裸露 核 来 确定 的 ， 称 为 绝对 化 
学 位 称 。 孤立 的 课 露 核 是 理想 化 的 ， 
实际 上 是 得 不 到 的 ， 因 此 不 可 能 获得 
核 的 准确 共振 频率 真 值 。 实 验 中 可 方 
使 地 精确 地 测 得 同 - -种 核 素 在 两 种 不 
同化 学 坏 境 中 核磁 共振 频率 的 差 什 
Av, 核磁 的 共振 频率 直接 与 仪器 的 
磁场 强度 B, 成 正比 ， 在 说 明 该 核 的 
化 学 环境 的 差异 时 务必 说 明 磁 场 强度 
等 的 大 小 。 为 统一 起 匈 ， 人 们 定义 一 
个 与 磁场 强度 无 关 的 相对 值 的 形 
式 一 一 化 学 位 称 8， 并 以 公认 的 某 些 
标准 《或 参数 ) 物质 作为 标 度 的 起 
点 。 由 于 该 信 一 般 在 10 环 数量 级 上 ， 
为 方便 起 见 ， 将 之 扩大 10°. te 
FUER ppm 来 表示 。 根 据 SI 单位 
规定 ， 化 学 位 移 量 网 应 为 1， 不 应 再 
UES ppm。 国 际 上 已 公认 四 甲 基础 
(TMS) AHC” S 谱 峰 位 置 ， 为 
这 3 种 核 素 核 磁 共 板 谱 中 化 学 位 移 为 
零 的 标准 峰 。 该 峰 左 边 5 为 正 ， 右 边 
SAt S 标 度 的 零点 常 置 于 谱 图 的 
右边 ， 化 学 位 移 从 右 向 左 渐 增 。 

化 学 位 移 范 围 。 range of chemical 
shift KFS AU BEET OS FE REL 
化 学 位 移 的 范围 不 同 。 不 同 核 化 学 位 
移 差 别 甚大 .1H BOTA ss 
电子 ， 几 平 不 处 于 p 态 ， 因 此 与 其 他 
FERS SUR o 键 ， 这 样 'H 核 周 


‘anisotropy 


TOE ROR, GH 的 8 值 范 围 


| 是 最 窄 的 ， 约 在 20 之 内 。 包 含有 Pp 
| 态 电子 的 核 素 中 抗 磁 屏 项 项 常常 不 如 
， 顺 厂 屏 规 项 大 ， 因 此 化 学 位 移 范围 要 


宽 得 名， 如 "©C 的 5 值 范 围 要 超过 
230,°N 要 超过 900. WEB d 态 电 
子 的 核 素 则 化 学 位 移 甚 至 更 宽 ， 如 


| = CoBti& 20000, Px 如 > 18060, 


化 学 位 称 备 向 异性 ”chemical shift 
自由 原子 ( 核 外 电子 ) 
PRP EA aE, HR A 
项 ， 分 近 基 团 的 电 了 于 运动 会 干扰 指定 


i 核 的 核 外 电子 的 取向 运动 ， 可 以 表现 


a TE BF aR te PRE OMER). tE 
WEAR SH FET E BR ee Je 
各 向 异性 的 。 核 磁 的 屏蔽 作用 是 一 个 
张 量 。 屏 项 作用 的 各 向 异性 导 笋 了 化 
学 位 称 的 各 向 异性 。 在 液体 介质 中 ， 
由 于 分 子 的 快速 翻滚 运动 ， 分 子 内 单 
键 的 快速 旋转 ， 又 加 上 装 有 试 样 的 核 


; HERR, ROTM RS 
| AER, BRR EE PIE Ta 


fee AEH, SAR OTA, F 
SEP BCR PE ES te 
部 分 ， 对 于 各 个 核 是 一 简单 的 量 oo = 


人 ooe +0w》 因此 化 学 位 移 各 


向 异性 未 能 表现 出 来 。 比 较 CGH. 
CH, =—CH,, CH=CH 的 5 CH} 及 
其 存在 的 化 学 键 ， 说 明 分 子 肉 不 同 环 
电子 流 形 感 的 化 党 位 移 者 向 异性 导致 
《一 CH 共振 谱 线 在 CH, 一 CHa ME 
123.8, 在 CHs 左边 和 6 处 。 

化 学 位 称 基 准 物 或 参照 物质 


围 凡 乎 只 大 在 抗 磁 屏 项 项 ， 一 般 不 存 | standard substance or reference sub- 
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stance of chemical shift 核磁 共振 浏 
Bes Bee, HS 
必 相 对 于 某 -- 参 考 峰 而 计 ， 因 此 在 测 
量 时 试 样 中 应 如 和 人 参考 物质 或 基准 
物 。 所 选择 的 参照 物质 或 基准 物 的 谱 
贬 峰 形 村 简单， 单纯 尖锐 。 测 其 时 可 
FAAR CE) SR Sb ER CHE) 法 。 


测量 不 同 的 核 素 时 ， 需 要 采用 各 自 的 


基准 物 。 对.j H, PC." si wee AT AR 
POA Se bE TMS), ARARE: 
M'PA FA 85% A BERR OKAR), 
并 常用 外 标 法 来 测定 。 当 不 使 使 用 基 
淮 物 时 可 以 利用 溶剂 fei eR 
Fl. AFTER H FRIT 
完全 而 残留 的 'H 的 NMR fF dk 
据 ， 如 在 99. 5% MACRI CHEL 中 的 8 
CH) 为 7.27， 和气 代 丙 酮 (CD;),C0 
SRR ARB (CD,),S0 FHR 
留 的 'H 星 五 重 峰 ,，5 ('H) 分 别 为 
2.05 5 2., 50, 

aH chemical shift mod- 
ulation ”磁化 矢量 随 化 学 位 移 而 变化 
的 过 程 。 经 脉冲 序列 作用 的 核 自 旋 体 
系 ， 最 终 检 测 到 的 体系 的 横向 磁化 强 
度 与 核 闻 耦合 常数 J 无关， 只 与 核 的 
化 学 位 称 有 关 。 对 于 异 核 AX 自 旋 体 


R (=F). BHP 90°, (A) 


-r - 180°, (X) -r - 4 FID, 
90°, 脉冲 作用 A 使 其 与 X BAA 
两 个 磁化 分 量 丝 由 初始 平衡 态 的 z 轴 


Ty 轴 ， 频率 为 fm - 艺 ] 与 
(> +) BE A RS > 


WEE PARSE 7 2rJr。 随 即 的 180° 
脉冲 辐 照 X 核 使 其 | a> 态 与 18> 
Ba, PRA HAR i RIL 
最 相互 交换 运动 速度 ， 再 经 第 2 个 7 
时 间 间 订 ， 这 两 支 磁化 矢量 会 聚 成 一 
z. EAER E EE 
EK., RET 下 核 的 化 学 位 移 。 
HRB chemical shift 
correlated spectroscopy ”磁性 核 之 阿 
通过 标量 三 合作 用 而 建立 起 来 的 共振 


| 频率 之 间 的 相互 关系 的 谱 。 分 为 同 核 


相关 谱 与 异 核 相关 谱 两 大 类 。 同 核 相 
关 谱 最 重要 的 是 'H 一 'H 体系 ; 异 核 
相 美 谱 有 8c A, "PIH, 


| “N—'H, ”8 一 'H 等 体系 ， 其 中 最 重 


要 的 是 "C 一 'H 体系 。 这 类 相关 谱 的 
特点 是 必须 有 混合 期 ， 在 温 合 期 中 ， 
有 相互 作用 的 核 之 间 会 发 生 极 化 或 相 
干 传递 ， 而 且 是 在 单 量 子 相干 之 问 待 
递 的 ， 在 检测 期 不 仅 获取 各 核 的 化 学 
位 移 值 ， 而 且 通 过 交叉 峰 获 取 有 关 核 
之 间 的 耦合 关系 的 新 信息 ， 从 而 获取 
特定 化 学 位 移 的 核 之 间 的 键 联 的 关 
系 ， 而 这 种 信息 无 法 从 -- 维 谱 独 自 获 
得 。 二 维 相关 谱 比 二 维 / PERS, 
其 中 全 学 位 移 相 关 谱 用 得 最 广泛 。 
化 学 修饰 电极 chemically modified 
electrode; CME 是 利用 化 学 和 物理 
的 方法 ， 将 某 些 特 定 功能 团 或 化 合 物 
收 饰 在 电极 表面 ， 从 而 改变 或 改善 电 
极 原 有 的 性 质 ， 实现 电极 的 功能 役 
诗 。 化 学 峰 饰 电极 由 于 其 表面 有 某 些 
特定 性 质 的 功能 团 ， 具 有 分 离 、 富 入 
和 改善 电极 反应 可 道 性 的 作用 ， 从 而 
提高 测定 的 选择 性 和 灵敏 度 。 在 有 机 
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含 成、 电化 学 基础 研究 及 催化 等 领域 
中 都 有 广泛 的 用 途 。 

北 学 修饰 光 透 电极 
modified optically transparent elecirode 
在 光 透 电极 上 通过 化 学 修饰 的 方法 如 
RE. LAER EH eR AEN 
膜 ， 就 成 为 蕊 学 修饰 光 透 电极 。 如 在 
念 网 栅 电 极 表 面 修 饰 一 层 紫 精 聚 合 物 
后 ， 该 电极 可 以 催化 藻 某 铁 气 化 还 原 
蛋白 和 肌 红 蛋白 的 还 原 。 

fe SAH chemical oxygen de- 
mand; COD Kik FAEERE 
质 在 规定 条 着 下 进行 化 学 氢化 过 程 中 
新 消耗 氧化 剂 的 量 。 以 每 升水 样 消耗 
ROC MAM, 通常 记 为 CoD, 
水 中 各 种 有 机 物 氧化 物 进行 化 学 气 化 
反应 的 难 易 程度 是 森 同 的 ， 因 此 北 学 
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需 气 量 只 表示 在 规定 条 件 下 水 中 可 被 | 


氧化 物质 的 需 氧 量 的 总 和 。 化 学 需 氧 
量 主 要 反映 术 体 受 有 机 物 污 染 程度 。 

FE the determination 
of chemical oxygen demand 我国 规 定 
oe Mit (COD) MERMA., 
该 法 的 原理 是 在 酸性 溶液 中 ， 一 定量 
的 重 馆 酸 钙 氧 化 水 样 中 还 原 性 物质 ， 
MARLEE PE ALE BE 
SMRRRARKPRR EAA, 
FARRAR ER. REARS 
HR eR. 用 
O. 04167 mol - L ”浓度 的 重 猪 酸 镍 深 
液 可 测定 大 于 50mg - L-' 的 COD 什 。 
化 学 衍生 法 ”chemical derivatization 
method 起 色谱 分 析 中 用 于 处 理 样 品 
的 一 种 方法 。 即 将 和 敬 分 析 的 化 合 物 通 
TAGE BL ME HA 


法 。 街 生化 的 旦 的 是 使 那些 本 不 能 直 
接 进 样 分 析 的 物质 经 过 衍生 化 反应 后 
转变 为 可 以 很 方便 地 进行 色 洪 分 析 的 
物质 。 例 如 在 气相 色谱 中 ， 将 沸点 过 
高 或 过 低 ， 极 性 过 强 ， 热 稳定 性 很 盖 
的 物质 进行 入 生 化 后 即 可 非常 简便 地 
对 样品 进行 分 析 ， 如 将 长 碳 链 脂 咏 酸 
衡 生 化 为 相应 的 甲 酯 或 乙 酯 。 

化 学 诱导 动态 电 了 于 极 作 


ly induced dynamic electron polariza- 


chemical- 


| tion; CIDEP 在 时 间 分 辩 ESR 波谱 


中 ,通常 会 呈现 异常 的 济 钱 强度 。 这 
表示 自 旋 各 能 级 尚未 达到 热平衡 时 的 
布 居 状 态 ， 这 种 现象 的 产生 是 由 于 样 
品 受 激 发 (通常 是 光 激 发 ) SMR 
物种 的 快速 生成 {或 消失 } ERA 
电子 的 塞 曼 能 级 偏离 了 热平衡 时 的 布 
居 状 态 ， 在 静 磁 场 方向 上 产生 异常 大 
的 电子 自 旋 的 极 化 。 其 结果 会 产生 异 
BS FD GR OR a H PTGS e 
HAA (absorption); 甚至 也 会 伴随 
者 发 射 微 该 的 现象 ， 相 应 的 谱 线 叫 做 
RRR E (emission), H ERZEK 
为 化 学 请 导 动 态 电 子 极 化 。 北 学 话 导 
动态 电子 极 化 一 般 可 甫 三 重 态 机 理 或 
自由 基 对 机理 解释 。 

化 学 诱导 动态 核 极 化 
induced dynamic nuclear polarization: 
CIDNP 用 核磁 共振 (NMR) 研究 
自 贝 基 反 应 体系 的 方法 ， 因 为 经 过 自 
由 基 生 成 的 产物 的 核 自 旋 状 态 是 处 于 
BAF ERS, MRT RAR 
化 ， MAREA A BERR AL Gee me A A 
度 地 检测 自由 基 或 推测 其 结构 。 其 基 
本 原理 是 : 通过 化 学 反应 生成 的 自由 
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基 对 ， 经 过 - 段 时 间 后 变 为 稳定 产物 
时 ， 由 于 电子 自 旋 与 核 自 旋 的 相互 作 


用 ， 自 由 基 对 的 单 重 态 和 三 重 态 发 生 | 


混合 ， 其 结果 ， 岂 子 的 AeA A 
旋 的 分 布 不 均等 ， 从 而 引起 核 自 旋 分 
布 的 极 化 。 这 种 极 化 使 NMR 信和 号 的 
强度 异常 增 大 ， 成 出 现 发 射 谱 线 。 利 
用 CIDNP 可 检测 出 用 电子 自 旋 共振 
也 难 检测 出 的 短 寿 命 自由 基 。 
FER 


Ppa Re dy Ein BB ATE Se BS 
竹 增 加 的 现象 . 这 种 作用 的 特点 是 细 
胞 或 生物 体 不 规则 运动 或 转动 的 频率 
和 速度 是 由 该 化 学 物质 决定 的 ， 化 学 
习 锋 现象 不 能 决定 细胞 游 走 的 方向 。 
化 党 增强 模型 ”chemical enhance- 
ment model 是 解释 表面 增强 拉 易 光 
Ht (SERS) 增强 机 理 的 一 类 化 学 模 
型 ， 其 中 典型 的 是 电荷 转移 模型 最 引 
人 注目 。 当 小 长 合适 的 激发 光照 射 到 
金属 表面 时 ,电子 可 从 金属 共振 挨 迁 
到 吸附 分 子 上 或 从 吸附 分 子 共振 虐 迁 
到 金属 上 ， 从 而 使 分 子 的 极 化 率 有 新 
的 改变 ， 产 生 SERS 效应 。 
作 妆 品 功 能 性 评价 分 析 
ality evaluate analysis of cosmetics 包 
TAT eT Be ARR. BE ER 
AE, Pe Wa RRP 
SRR. PR-ARRR. HEA 
PRAM. Pe eR 
效果 、 头 发 损伤 、 祛 自 效 果 及 皮肤 弹 
性 等 的 测定 , 

ERHALE sanitation inspec- 
包括 有 害 元 率 检 验 、 


funetion- 


tion of cosmetics 


chemokinesis Mj 


称 化 学 激动 作用 。 细 胞 或 生物 体 由 于 ， 


BREE. HAM RR. ThE 
助 剂 检验 、 微 生物 检验 等 。 有 害 元 素 
检验 指 的 是 检验 化 妆 品 中 的 乘 、 铝 、 
砷 。 酸 碱 度 检验 是 指 pH 值 浏 定 、 酸 


| 碱 测 定 。 有 害 有 机 物 检验 指 的 是 检验 


tim FPE., Be, EHE 
Fo TBE HA MRE FS 9 E ek i 
HEARN., JAN, PE, MR. M 
化 物 、 肉 桂 酝 酯 等 助 剂 。 微 生物 检验 
指 的 是 检验 化 妆 品 中 细 蓝 总 数 、 业 大 
上 肠 菌 群 、 绿 脓 杆 菌 、 金 黄色 葡萄 球菌 
等 细菌。 

4h Ak HAR ESF systems analysis 
of cosmetics ”是 指 对 某 一 类 化 妆 品 进 
行 的 系统 分 析 。 如 口红 【 层 寡 ) 分 
本 ,包括 基 剂 分 析 和 请 加 剂 分 析 。 基 
剂 分 析 包 会 挥发 成 分 的 定性 定量 分 
析 、 油 性 原料 分 离 分 析 、 有 机 溶剂 可 
溶 物 、 水 可 溶 物 与 水 不 溶 物 的 定性 分 
Ors, MHA ADH IER. TR 
HLA, SSP, RR EEN 
等 的 分 析 。 

化 妆 曲 质量 检验 ”muality inspection 
of cosmetics ”化 妆 品 质量 检验 方法 有 
化 学 分 析 法 、 物 理 常数 检验 法 、 稳 定 
性 试验 法 、 功 能 试验 法 等 。 化 学 分 析 
法 主要 分 析 有 效 物 含量 、 活 性 物 、 游 
离 氢 和 双氧水 等 的 含量 。 物 理 常数 检 
验 法 主要 是 测定 黏度 、 密 度 、 浊 度 、 
细 度 等 。 稳 定性 试验 法 主要 指 耐 热 试 
验 、 耐 寒 试验 、 离 心 试验 、 色 洋 稳定 
ERE., WHR. AR DRS. 
功能 试验 法 主要 分 析 染 色 能 力 、 残 留 
物 、 干燥 度 、 喷 出 率 、 第 畴 度 、 均 名 
上 度 等 。 
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还 原 电 流 reduction current PIR 
Rar EM BL. 
还 原 电 势 溶出 法 reductive poten- 


Hometric stripping analysis; RPSA $i) | 


PaaS URAL HE FR E CE 
CAME PRS (ht OE sh BEE) 还 原 
KKK. GATORS 
属 和 混合 金属 ， 

还 原 电 位 ”reduction potential H 
存在 氧化 体 . 电子 从 电极 向 氧化 物 迁 
称 时 ， 还 原 电 流 开 始 流 则 的 电位 ， 

ERR reduce unit 满足 Niggli 
的 化 条 件 的 率 晶 胞 。 对 于 ~… 定 的 空间 
点 阵 而 言 ， 三 个 不 共 面 的 最 短 点 阵 笑 
最 虽然 是 惟一 确定 的 ， 但 它们 的 取向 
及 相 屯 间 的 交角 可 能 仍然 有 多 种 不 同 
的 组 合 ， 为 了 构成 共有 惟一 性 的 单 
胞 ， 必 须 对 3 Pp PEE PE BE A BR 
制 ， 称 为 约 化 ， 满 足 约 化 条 件 的 单 胞 
WW BR ik We vA A BR 25 AE dB A. 
FP. Nigeli 在 1928 年 提出 的 约 化 条 件 规 
定 了 基 矢 之 间 的 标量 积 所 应 满 症 的 关 
系 ， 保 证 了 单 胞 的 惟一 性 。 

还 原稿 测定 determination of 
reducing sugar 分子 中 因 含 有 游离 本 
E, PHE ARRERA R AH 
RIAIR, RUBY AGE ee 
ARM A ER ARE. A 
AEA A Sk: 
把 乌 盐 还 原 为 氧化 亚 铜 ， 然 后 用 硫酸 
铁 将 亚 岗 氧化 为 钢 赴 ， 以 高 经 酸 钾 游 
液 滴定 氧化 作用 后 生成 的 亚 铁 盐 ， 根 
所 高 锰 酸 钾 消 耗 其 计算 氧化 亚 钢 舍 
量 ， 再 换算 出 还 诛 精 量 ， 直接 滴定 法 
是 样品 经 除去 蛋白 质 后 ， 在 加 热 条 件 


下 直接 滴定 标定 过 的 碱 性 酒石酸 铜 溶 
液 ， 根 据 滴 定 的 消耗 的 样品 液体 积 计 
HERAA at. 

还 原 性 只 reducing flame BS 
A CH, CO. CN, C, C, 等 还 原 性 物 
SERA RARER. ARRA 
化 还 原 特性 取决 于 可 燃 混 合 气 中 燃气 
与 助燃 气 的 比例 ， 燃 气 的 量 比 按 化 学 
计量 所 需要 的 量 有 富余 的 富 燃 火 焰 是 
一 种 还 原 性 火焰 ， 其 中 0、0H BHR 
化 性 组 分 的 分 压低 ， 有 利于 易 形 成 单 
氧化 物 、 难 解 离 氧化 物 的 元 素 的 原子 
化 ， 是 分 析 测 定 中 最 常用 的 火焰 。 

环 刀 法 cutting ring method 测定 
土壤 毛细 管 持 水 量 和 土壤 饱和 售 水 量 
的 方法 。 用 环 刀 在 野外 取 原 状 土 , 将 
BARR tA ORE (准确 至 


| Ole), REAM RAM SILK. 


ER ARR E RAK, Rt 
KASH OES, (AAR KB 
ERIR., MEARAN. 
在 水 中 浸泡 一 定时 间 ( 沙 性 土 4 ~ 
6h, MPLS ~12h), KARAR 
FL Al ACS EFL ES, BIE 
时 间 将 环 万 取出。 用 干 布 将 环 刀 外 部 
EF, RECARO, #7 
器 中 一 起 称 重 ， 可 测 得 土壤 毛细 管 持 
KE. 

环 的 张力 效应 effects of annular 
sirain 小 环 化 会 物 由 于 碳 的 键 角 改 
变 而 使 键 长 发 生 改 变 , 引 起 环 的 张力 
的 变化 .从 而 导致 键 的 振动 频率 的 升 
高 成 降低 。-… 般 说 来 , 环 的 张力 加 大 
时 , 环 款 有 关 官能 团 的 红外 吸收 闫 率 
Fi. Ut HEIR AUR 
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HE UPR. EI RARE FE 
高 , 耸 别 为 1715m ', 1745em"', 
780cm! ,i850cm ;对 脂 环 上 的 
CH, , 环 已 烷 和 环 两 烷 红 外 吸收 频率 
4p By 2925cm .3050cm 7 ; Ti aE 
烃 中 的 双 键 ,六 元 环 ,五 元 环 、 开 元 环 


的 红外 吸收 频率 则 逐渐 降低 ,分 别 为 | 


1639cm ,1623cm -1566cm 1。 

环 和 电流 效应 cyclic electronic cur- 
rent effect 当 分 子 内 存在 着 一 些 离 域 
的 化 学 键 , 比 如 大 垃 键 时 ,在 外 磁场 作 
用 下 所 产生 的 诱导 的 环 电 子 电 流 可 以 
在 大 荡 转 内 运动 而 很 少 受 核 的 阻挠 ,这 
种 环 电流 的 运动 产生 了 分 子 内 各 向 异 
性 的 磁场 ,导致 处 上 环 电 流 所 在 平面 外 
围 的 其 余 空 间 内 的 核 受 公 去 屏蔽 ,而 以 
环 电流 中 心 为 顶点 垂直 于 环 电 流 所 在 
平面 的 上 上下 网 个 圆锥 体 空 间 内 的 核 聂 
到 屏蔽 ,这 种 效应 为 环 电流 兹 应 。 

IH cyclephane FARRER 
PRAT CB a E ET ARRAS 
物 。 一 般 以 碳 链 中 碳 原 子 的 个 数 以 及 
绪 合 位 置 来 命名。 如 图 所 示 的 是 几 种 


ibn, oT 


<D 
(a) (b) 


= 


(c) 


(a) [AAIR b) [4.3] aR, 
Ce) [2] (PRL 2 1 (2,6) ME Bie RIES 


代表 性 环 芳烃 。 环 芳烃 是 研究 芳香 环 
电子 相互 作用 . ERR Re 
化 合 物 。 劳 理 环 组 成 的 腔 还 可 以 识 痹 
KHT. 

环 糊 精 cyclodexirin fh D-SLR Hij 
Wwe a-l, 4 糖 背 键 竺 全 形成 的 环 
TAR. ST BAR ETA 
PY (il 7 Se, EP 


| MAR eR, wok, BA 
| 的 一 端 开 口 处 是 伯 郑 基 ， 容 易 参 与 反 


应 并 被 各 种 基 轩 修饰; 宽 开 口 处 为 促 
羟基 。 葵 萄 糖苷 聚合 数 分 别 为 6,7,.8 
时 ， 分 别称 为 x-，B-，y- 环 糊 精 。 环 
糊 精 由 环 糊 精 荀 精 基 转移 酶 作用 于 演 
粉 得 到 。 环 精 精 可 通过 内 腔 的 空间 大 
小 与 客体 分 子 尺寸 的 匹配 作用 以 及 色 
散 力 实现 对 玲 水 性 中 性 分 子 的 识别 。 
种 种 有 机 分 子 被 环 糊 精 和 包 结 后 ， 其 性 
质 发 生 改 变 ， 稳 定性 增强 【如 前 列 
WAS). MHA HEELS 
等 )， 氧 化 性 降低 【维生素 A, D 
等 } 以 及 挥发 性 减弱 等 。 环 糊 精 还 
可 作为 食品 党 加 剂 。 环 糊 精 的 存在 使 
酯 的 水 解 速度 如 快 并 对 萌 具 有 立体 特 
异性 和 饱和 性 ， 可 作为 酶 反应 以 及 膜 
透 过 过 程 的 模型 。 

环 糊 精 电动 色谱 cyclodextrin elec- 
trokinetic chromatography 以 环 糊 精 
为 假 固 定 相 。 湾 质 基于 其 朴 水 性 和 分 
子 大 小 与 环 燃 精 形成 稳定 性 不 同 的 包 
合 物 ， 从 而 产生 不 间 的 实质 迁移 和 手 
性 识别 。 


环 捧 精 衍 生物 气相 色谱 cyclodex- 


| trin derivative gas chromatography — 


PH LS AAT AE On PE Oh TB eB A 
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色谱 分 离 方法 ， 可 用 于 天 然 产物 或 于 : 


性 异 构 体 的 相 与 分 离 。 坏 糊 精 本 上身 在 


常温 下 呈 国 体 状态 。 雹 法 直接 用 作 气 
相 色谱 四 定 相 ， 但 环 糊 精 的 凑 基 易于 | 


进行 烷 某 化 或 酰基 化 反应 。 不 同类 测 
的 敌 基 反应 性 相同， 可 以 进行 选择 性 
烷 基 化 ， 从 而 获得 不 同 结构 的 坏 糊 精 
PEH. FRR ART HE 
葡萄 精 残 基 上 的 位 置 ， 林 以 得 到 全 烷 
基尼 的 衍生 物 ， 也 下 以 先 将 2-,6- 位 
烷 基 化 ， 再 将 3- 售 酰基 化 . 已 证 明 环 
糊 精 本 生物 气相 色谱 法 是 手 性 异 构 体 
分 离 最 有 效 的 方法 。 

MASS Be BES cyclodex- 
trin induced room temperature phos- 
phorimetry; CD-RTP fit Se BRE 
分 析 法 的 … 种 。 它 是 基 十 外 部 重 原子 
和 和 磷 光 分 同时 进入 CD Rech fe 
成 CD- 重 原子 - 爸 江 体 三 分 于 包 结 物 。 
HFR RE TEAD FARRELL 
3, CD FERIERE 
PATEL HARBOE RY, ATTY 
FET SAREE 

MGA +H white book of environ- 
met ”一 -国政 府 或 议会 正式 发 表 的 与 
环境 有 关 的 重要 文件 或 报告 书 的 封面 
有 它 惯 用 的 项 色 ， 台 色 的 叫 白 皮 书 。 
实际 圭一 国 使 用 的 颜色 不 限于 一 种 ， 
它 是 官方 文书 移 代 巷 。 

环境 背 最 值 environmental back- 
ground value ”环境 要 素 在 未 受 污 染 影 
响 的 情况 下 ， 其 化 学 元 素 的 正常 含 
量 ,以 及 环境 中 能 基 分 布 的 正常 值 ， 
又 称 环境 本 底 值 。 化 学 元 素 售 量 超过 
了 环境 背景 值 和 能量 分 布 异常 ， 表 明 


环境 可 能 受到 了 污染。 但 在 人 人 类 的 长 
期 活动 ， 特别 是 现代 工农 业 生 产 活 动 
的 影响 下 ， 自 然 环境 的 化 学 成 分 和 含 
量 水 平 发 生 了 明显 的 变化 ， 要 找到 一 
个 区 域 的 坏 境 要 素 的 背 划 值 是 很 困难 
的 。 因 此 ， 环 境 背 景 值 实际 上 是 相对 
AS AS PER 
化 学 组 成 。 环境 背景 值 的 测 得 和 研究 
是 环境 科学 的 一 项 基础 工作 。 为 了 确 
定 环境 背景 值 ,应 在 远离 污染 源 的 地 
方 采集 样品 ,分 析 测 定 化 学 元 素 的 含 
量 ,在 此 基础 上 ,运用 数理 统计 等 方 
法 ,检验 分 析 结 果 ,然后 取 分 析 数 据 的 
平均 值 ( 或 数值 范围 ) 作为 背 量 信 。 

珠 境 标志 environmental labeling 

PS A ae AE A EE 
CRAP RARE. TAA 
产 、 使 用 和 处 理 处 置 过 程 中 符合 特定 
的 环境 保护 要 求 ， 与 癌 类 产品 相 比 其 
有 低 毒 少 害 、 节 约 资 源 等 坏 境 优势, 
中 国 环境 标志 是 1993 年 8 月 ,由 国 
家 环保 总 局 公布 的 。 其 图 形 由 青山 、 
绿 水 、 太阳 及 10 PPAR ORE 
图 ) 。 环境 标志 图 形 的 中 心 结构 表示 
人 类 赖 以 生存 的 环境 : 时 转 的 10 个 
HREBAS. WHR, ERARAS 
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与 ， 共 同 保 护 环 境 ; 间 时 10 个 环 的 
“ 环 ” 字 与 环境 的 “ 环 ” 同 宇 ， 其 富 
意 为 “全 民 联 合 起 来 ， 共 同 保护 人 
SG AR AE FF IRE” 

环境 标准 物质 
standard material 在 环境 分 析 与 监测 
中 ,为 了 避免 基体 效应 所 产生 的 误 
差 ， 通常 把 在 组 成 和 性 质 上 与 待 测 样 
mit, MAAS SEC Rae 
为 分 析 测 定 的 标准 ， 称 为 环境 标准 物 
Mi, 办 此 ，、 环 境 标 准 物质 可 定义 为 ; 
按 规 定 的 准确 度 和 精密 虚 确 定 了 某 些 
物理 特性 值 或 组 分 傅 基 什 ， 在 相当 长 
时 间 内 具有 可 答 接 受 的 均匀 性 和 稳定 
性 ， 并 在 组 成 和 和 性感 上 接近 于 环境 样 
节 的 物质 。 标 准 物 质 的 名 称 至 今 尚 未 
统 - -。 很 多 国家 语 用 了 美国 国家 标准 


environmental 


局 (NBS) 的 标准 参考 物质 【standard 


reference material, SRM) 一 词 。 除 此 
之 外 ,也 有 称 之 为 铺 考 物质 ( refer- 


ence material, reference substance) 和 


标准 样品 (standard sample) 的 。 近 


年 来 ,国际 标准 化 组 织 (ISO) 建议 ， 


使 用 “有 证 参考 物质 ” (certified ref- 
erence material, CRM) -—ial, 我 国 
国家 标准 局 规定 ， 我 国 的 标准 物质 以 
BW 为 代号 [B 为 biao ($R), W 
wu (H) 的 编写 ;、 
环境 分 析 标 准 方法 standard meth- 
ods of environmental analysia 在 环境 监 
测 中 ， 标 准 分 析 方 法 和 标准 物质 是 质 
量 标准 体系 的 两 大 支柱 。 环 境 分 析 标 
淮 方法 是 由 某 权威 机 构 按照 规定 程序 
和 格式 编写 的 文件 ， 基 对 环境 中 革 分 
析 项 目 所 收 的 统一 操作 的 技术 规定 。 


| 标准 分 析 方 法 的 成 熟 性 应 得 到 公认 ， 


它 在 经 协作 试验 确定 了 方法 的 适应 范 
加 、 误 差 程度 及 其 有 关 和 参考 数据 以 


i 后 ， 由 权威 机 构 审 批 并 颁布 。 使 用 标 


准 分 析 广 法 的 目的 是 为 了 保证 分 析 结 
果 的 准确 性 和 精密 度 ， 保 证 对 同一 环 
境 样 品 项 目 分 术 结 果 具 有 时 间 和 和 空间 


的 = 致 性 a 
环境 分 析 方 法 methods of environ- 
| mental analysis 测定 环境 污染 物 的 性 


质 、 来 源 、 含 量 和 分 布 状况 以 及 环境 
背景 值 的 方法 。 环境 分 析 方 法 是 在 应 
用 现代 分 析 北 学 各 个 领域 的 测试 技术 
利 手 策 的 基础 上 发 展 起 来 的 ， 要 求 灵 
a. FEW. HE. FAA AE. te 
速 和 连续 白 动 等 特点 。 环 境 分 析 方法 
很 多 ， 每 种 方法 都 具有 一 定 的 适用 范 
图 和 和 对象。 常用 的 环境 分 折 方 法 可 分 
为 化 学 分 析 法 、 光 谱 分 析 法 、 色 谱 分 
本 法 、 电 化 学 分 析 法 四 类 ， 每 类 又 可 
根 冉 所 采用 的 分 析 原 理 和 仪器 分 为 苦 
干 种 ， 

环境 分 析 忙 学 environmental ana- 
lytical chemisiry ”研究 环境 中 污染 物 
的 种 类 .成 分 以 及 如 何 对 环境 中 化 学 
污染 物 进 行 定 性 分 析 和 定量 分 析 的 一 
门 学 科 。 是 环境 化 学 的 一 个 分 支 ， 简 
称 环境 分 析 ， 是 环境 科学 和 环境 保护 
的 重要 基础 。 人 们 为 了 认识 , 评价 、 
改造 和 控制 环境 ， 必 须 了 解 引 起 环境 
质量 变化 的 原因 ， 这 就 要 对 环境 的 各 
组 成 部 分 ， 特 别 是 对 某 些 危害 大 的 汽 
染 物 的 性 质 、 来 源 、 含 量 及 其 分 布 状 
态 ， 进行 细致 的 监测 和 和 分析。 环境 分 
析 化 学 依据 的 领域 非常 宽广 ， 对 象 相 
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See, ERA. RO, TRE 
X. TH., RU Re. WW. & 
ne. APRA, SS i tee 
的 污染 元 素 或 化 合 物 的 合 量 很 低 ， 特 
别 是 在 环境 、 层 生动 物 、 植 物 和 信 体 
AS PHS Bik, RAE 
在 10 ~ 307" 2 的 水 平 。 
环境 分 析 质 量 控制 quality control 
of environmental analysis 在 环境 分 析 
SEMT, WEFT EKK., Ait 
MERIA PER RRASA 
程 而 达到 保证 各 个 环节 (如 采样 、 
实验 室 分 析 测 试 等 ) 的 工作 质量 的 
一 整套 措施 ， 

环境 管理 environmental manage- 
国家 环境 保护 部 门 的 基本 职 
能 。 它 运用 行政 、 法 律 、 经济， 教育 
ARSFRAFE, PRHEBARER 
同 环境 保护 之 间 的 关系 ， 处 理 国民 经 
Fe). PSMA AR EM 
境 问 题 的 相互 关系 ， 使 社会 经 济 发 展 
在 满足 大 们 的 物质 和 文化 生活 需要 前 
则 时 ， 防 治 环境 污染 和 维护 生态 平 
筑 。 巾 于 环境 管理 的 内 容 涉 及 土壤 、 
水 、 大 气 、 生 物 等 各 种 环境 因素 ， 环 
境 等 理 的 领域 涉及 经 济 、 社 会 ， 政 
治 、 自 然 、 科 学 技术 等 方面 ， 环 境 管 
理 的 范围 涉及 国家 的 各 个 部 门 ， 所 以 
环境 管理 具有 高 度 的 综合 性 。 直 于 环 
境 状 况 受 到 地 理 位 置 、 气 候 条 件 、 人 
口 密度 、 资 源 草 藏 、 经 济 发 展 、 生 产 
布局 以 及 环境 容量 等 多 方面 的 制约 ， 


ment 


所 以 环境 管理 具有 明显 的 区 域 性 。 由 . 


于 和 拇 个 人 都 在 … 定 的 环境 中 生活 ， 人 
们 的 活动 义 作 用 于 环境 ， 环 境 质 量 的 


好 坏 ， 同 每 一 个 社会 成 员 有 关 ， 所 以 
环境 管理 共有 广泛 性 。 这 些 特点 要 求 
环境 管理 采取 多 种 形式 和 密 种 控 
制 措施 。 

环境 和 环境 蓝 囊 environment and 
environmental element ”环境 是 指 围 线 
着 人群 的 空间 ， 及 其 中 可 以 直接 、 间 
接 影 响 人 类 生活 和 发 展 的 各 种 自然 因 
素 和 社会 因素 的 总 体 。 环 境 要 素 则 是 
指 构成 人 类 环境 整体 的 各 个 狐 立 的 、 
性 质 不 同 的 而 又 服从 整体 演化 规律 的 
基本 物质 成 分 ， 也 称 环 境 基质。 
环境 要 素 分 为 自然 环境 要 泰和 社会 
环境 要 这 .但 通常 是 指 自 然 环境 要 
RK. MMB R MRK. RAL EH. 
阳光 、 岩 石和 土壤 等 。 也 有 的 学 者 认 
A, 环境 要 素 不 包括 阳光 。 环 境 要 素 
组 成 环境 的 结构 单元 ， 环 境 的 结构 单 


”元 又 组 成 环境 整体 或 环境 系统 。 如 由 
| 水 组 成 水 体 ， 全 和 体 水 体 总 称 为 水 图 ，; 


由 大 气 组 成 大 气 层 ， 全 部 大 气 层 总 称 
为 太 气 图 ; 由 土壤 构成 农田 、 草 地 和 
困 地 等 ， 由 岩石 构成 肉体， 全 部 岩石 
Al OR Os AM: 
HAE A He EER, PRA ye 
PARADE. Bee NRE WE 
他 要 素 所 吸收 。 

环境 监测 environmental monitoring 
人 们 对 影响 人 类 和 生物 生存 和 发 展 的 
环境 质量 状况 进行 监视 性 注定 的 活 
动 。 环 境 监测 包含 的 内 容 主 要 有 三 个 
FH: (1) 物理 指标 前 测定 ， 包 括 
RE. Ra. 电磁波 、 热 能 、 放 射 福 
等 水 平 的 测定 ; (2) 化 学 指标 的 测 
E, 包括 各 种 化 学 物质 在 空气 、 水 
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体 、 土 壤 和 生物 体内 水 平 的 监测 ; 
(3) 生态 系统 的 监测 ， 睫 要 监测 由 
于 人 类 的 生产 和 生活 引起 生态 系统 的 
ABA, AmE ae Ab ok BE Jet BP ee Pe S| 
起 水 土 流失 和 十 地 沙漠 化 ， 污染 物 在 
食物 链 中 的 作用 引起 生物 品质 变化 和 
生物 群落 的 改变 ， 二 氧化 碳 和 和 气 毛 烃 
的 过 量 排放 引起 的 误 室 效应 和 小气 层 
有 了 明确 的 检测 日 的 要 有 完整 合理 的 
监测 计划 ; 要 有 正确 的 监测 方法 、 监 
调 手段 和 质量 保证 措施 ; 要 有 分 析 评 
价 监测 数据 的 科学 方法 。 环 境 监 测 根 
的 任务 性 质 不 同 分 别 有 科 研 监 测 、 常 
规 监测 、 事 故 监 测 、 仲 裁 监测 等 多 种 
的 监测 ， 它 是 进行 环境 管理 和 环境 科 
研 的 基础 ， 是 环境 科学 的 重要 组 
成 部 分 。 

FRE AE BRITE A remote 
sensing and measurement technology in 
environmental monitoring 用 于 环境 监 
AV RRMEMK, ABBR 
探测 仪器 安装 在 气球 、 飞 机 、 卫 星 等 
运载 工具 或 地 面 上 上 ， 按 计算 机 程控 方 
式 ， 从 高 空 或 空间 对 大 气 、 陆 地 、 海 
洋 进 行 大 面积 探测 ， 从 而 在 整体 上 了 
解 环境 中 污染 物 的 种 类 、 分 布 和 运动 
情况 。 这 是 -- 种 自动 连续 于 测 技术 ， 
很 有 发 展 前 途 ， 并 且 有 很 大 实用 性 和 
战略 意义 。 

环境 监测 质量 保证 
ance for environmental monitoring  {¢ 
证 环境 监测 数据 可 靠 的 伞 部 活动 和 措 
施 。 其 县 的 是 为 了 避免 由 十 鲁 误 的 监 
测 数据 造成 坏 境 保护 诀 策 的 失误 。 要 


quality assur- 


| 
| 


L 


保证 监测 数据 的 质量 ， 就 要 有 -个 好 
的 监测 数据 的 质量 要 求 和 相应 的 分 析 
测量 系统 。 主 要 包括 : 采样 方法 ， 样 
本 处 理 和 保存 ， 实 验 室 供应 M 
Ek. ARAS. Ah., 通风 等 )， 
仪器 投 备 的 选择 和 校准 ， 器 垩 的 选 
H., RRR, RARA., Eak 
MRR, MEAE., ERRA 
ERRIRE, CAE AE, OT 
测量 程序 ， 数 据 记 录 、 处 理 和 绪 果 审 
F, EREE, KERF, BR 
培训 ， 实 验 室 清 洁 度 和 安全 等 。 此 外 
编写 有 关 的 文件 、 指 南 、 手 册 等 均 属 
环境 监测 质量 保证 的 重要 内 容 。 
环境 监测 中 的 质量 保证 quality 
assurance in the environmental monito- 
ning 环境 监测 中 的 质量 保证 指 监测 
分 析 的 内 部 质量 控制 ， 包括 空白 试 
E., 标准 粕 线 核 查 ，、 仪 器 设备 定期 标 
E, FITER. 加 标 样 分 析 等 ， 是 
整个 质量 保证 体系 的 基础 。 和 参见 环 境 
监测 质量 保证 条 。- 
环境 扫描 电子 三 微 簿 
tal scanning electron microscope; ES- 
EM 人 允许 样 唱 在 与 环境 气氛 相互 作 
用 的 条 件 下 进行 动态 观察 的 扫描 电 
镜 。 该 种 电 饥 基 本 不 项 要 对 样品 进行 
任何 处 理 、 也 不 需要 很 高 的 真空 ， 可 
以 在 各 种 环境 气氛 下 对 样品 进行 分 析 
和 观察 。 适 合 于 生物 样品 以 及 一 些 需 
要 原 位 研究 的 体系 ， 在 研究 材料 的 腐 
和 蚀 过 程 等 方面 有 特殊 的 应 用 。 昌 然 该 
电镜 的 环境 要 求 比 较 低 ， 适 合 很 多 特 
殊 样品 的 分 析 , 但 目前 该 类 电镀 的 空 
间 分 辩 率 还 比较 低 ， 根 制 了 它 的 应 用 
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范围。 
环境 生物 监测 的 指示 植物 
cate phyton in environmental organism 
monitoring 生物 监测 是 保护 年 牺 生 
存 条 件 、 维 护 生态 平衡 的 手段 ， 是 环 
境 监测 的 重要 组 成 部 分 。 利 用 某 些 植 
物 对 某 种 污染 成 分 的 特殊 敏感 性 ， 可 
以 监测 该 成 分 的 污染 程度 ， 即 指示 植 
物 法 ， 这 种 植物 即 为 该 污染 物 的 指示 
EH. 常见 的 指示 植物 有 紫花 萌 蕃 
{medicago satwe) (50,). B A W 
(gladiolus sp. )( HF) 、 烟 草 ( nicotiana 
tabacum) (O,). 24147 ( dianthus fra- 
rs} (C,H, ) 、 AL RA AK ( poa annua } 
(PNA), 

环境 卫生 标准 
health standards HR ARPA RE 
活 条 件 和 健康 而 规定 的 环境 中 有 害 关 
素 的 限量 〈 最 高 容许 浓度 或 剂量 ) ， 
以 及 为 实现 这 些 限 基 而 规定 的 相应 措 
和 施 和 发 求 的 技术 法 规 。 环 境 卫 生 标 准 
是 进行 卫生 监督 、 评 价 和 管理 的 法 定 
依据 ， 是 保护 环境 和 保障 人 群 健康 的 
重要 手段 。 

SRR environmental error HH 
于 实际 的 试验 环境 条 件 不 完全 符 人 台 测 
量 所 要 求 的 条 件 而 引起 的 误差 。 
环境 形态 分 析 的 层次 和 模式 gra- 
dation and pattern of environmental spe- 
cies analysis TEHETI REPES 
WRH E, BRT RE “ER 
as, HILT HM “BS”, PR 
屡次 ， 指 对 污染 移 分 析 的 不 同 要 求 和 
复杂 程度 分 为 不 同 的 级 别 ， 如 物 坊 水 
平 、 总 自分 析 水 平和 分 子 水平 ， 所 请 


indi- 


environmental 


模式 ， 指 达到 所 要 求 分 析 层 次 的 流 
程 。 它们 通常 用 方 框图 或 程序 
图 表示 

Eh GEE R environmental remote 
sensing “利用 光 党 的、 电子 的 种 电子 
光学 的 玩 感 仪器 从 高 空 或 远 距 离 外 接 
收 被 测 物 村 发 射 或 辆 射 钧 电磁波 信 
息 ， 加 工 处 理 成 为 能 识别 的 图 剧 或 计 
算 机 用 的 记录 磁带 ， 以 揭示 环境 如 大 
气 、 陆 地 、 海 洋 等 的 形状 、 种 类 、 性 
ERRE. MERMA TAEMA 
摘 两 种 方法 获得 环境 污染 药 图 像 。 摄 
影 有 黑白 全 色 摄 影 、 黑 白 红 外 摄影 、 
天 然 彩 色 摄 影 和 彩色 红外 摄影 。 彩 色 
红外 摄影 效果 最 好 ， 琢 得 的 环境 污染 
影像 轮 摩 清晰， 能 鉴别 出 各 种 农作物 
和 其 他 植物 受 污 染 后 的 长 势 忧 劣 。 扫 
描 主 要 是 凶 光 谱 扫 描 和 红外 扫描 ， 用 
TRAH, M. KE. ERK 
体 污 染 和 热 污染 有 较 好 效果 。 

环境 医学 监测 ”environmental medi- 
cal monitoring ”用 医学 上 方法 监测 环境 
污染 对 人 类 健康 的 影响 ， 观 察 人 群 健 


| 康 水 平和 人 体 对 环境 污染 的 生物 学 效 


应。 环境 虎 学 监测 是 环境 质量 评价 的 
一 个 重要 方面 ， 它 从 大体 健康 角度 来 
评价 环境 的 影响 。 环 境 质 量 综合 评价 
应 包括 医学 评定 。 常 用 的 医学 监测 方 
法 有 临床 医学 检查 、 流 行 病 学 调查 和 
病理 学 试验 。 临 床 医学 检查 是 在 人 群 
中 进行 定期 体格 检查 ， 除 了 检查 污染 
物 对 人 体 器 官 和 系统 的 影响 外 ， 还 为 
鉴别 污染 物 的 种 类 提供 线索 。 

环境 指数 法 environmental index 
用 综合 性 的 质量 指数 评价 一 个 地 区 的 
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综合 环境 质 服 的 方法 。 通 常 环境 监 | 
类 ,每 一 类 又 按 不 同 用 途 或 控制 对 象 


W. WARS BA ERE. HER 
直观 反映 环境 质量 现状 ,需要 将 其 整 
理 成 人 们 易于 辜 解 和 应 用 的 少数 直观 
数据 ， 这 是 …- 个 信息 加工 和 提炼 过 


B., 参见 水 质 评价 指数 条 和 大 气 污染 | 


物 标准 指数 法 条 . 

环境 质量 environmental quality 
一 般 是 指 在 “个 其 侍 的 环境 内 ， 环 境 
的 总 体 或 环境 的 某 些 要 素 ， 对 人 和 群 的 
生存 和 繁衍 以 及 社会 经 济 发 展 的 适宜 
BE, 是 反映 人 人 类 的 具 和 体委 求 而 形成 的 


对 环境 评价 的 种 概念 。 到 20 tte; 


如 年 代 ， 随 着 环境 问题 的 出 现 ， 常 


用 环境 质 最 的 好 坏 表示 环境 遭受 洛 染 | 


的 程度 。 例 如 对 环境 污染 程度 的 评价 


叫做 环境 质量 评价 ， 一 些 环境 质量 评 | 
价 的 指数 ， 就 称 为 环境 质量 指数 。 环 | 


卉 是 由 各 种 自然 环境 要 素 和 社会 环境 
要 素 所 构成 ， 因 此 环境 质量 包括 环境 
综合 质量 和 各 种 环境 要 素 的 质量 ， 如 
大 气 环境 质量 、 水 环境 质量 、 土 壤 环 
境 质 量 、 食 物 环 境 质量 ,城市 环境 质 
BR, 生产 环境 质量 ， 交 化 环境 
质量 等 。 

环境 质量 标准 ”environmental qual- 
ity standards 国家 为 保护 人 群 健康 和 
生存 环境 ， 对 污染 物 容许 合 量 所 必 的 
规定 。 环 境 质 量 标 准 体现 国家 的 环境 
保护 政策 和 要 求 ， 是 衡量 环境 是 否 受 
BSR RIE, BARD. WER 
理 和 制订 污染 物 排放 标准 的 依据 。 近 
几 十 年 来 ， 一 些 国家 先后 颁布 了 各 种 
环境 质量 标准 。 环 境 质量 标准 按 环 境 
要 泰 分 ， 有 水 质量 标准 、 大 气质 量 标 


准 、 土 壤 质 量 标准 和 生物 质量 标准 由 


分 为 各 种 质量 标准 。 

环境 质量 评价 environmental qual- 
ity assessment 按照 ~- 定 的 评价 标准 
和 评价 方法 对 一 定 区 域 范围 内 的 环境 
质量 进行 说 明 、 评 定 和 预测 。 在 地 学 


| 等 科学 领域 里 ， 对 一 定 区 域 自 然 环境 


条 件 或 某 些 自然 资源 本 来 就 有 进行 评 
价 的 传统 。 由 于 环境 污染 和 生态 破坏 
日 益 严 重 ， 环 境 质 量 评价 已 经 具有 新 


| We. AA 20 世纪 的 年 代 中 期 起 ， 


大 和 们 对 环境 质量 评价 进行 了 广泛 的 研 
究 ， 并 开始 用 环境 质量 指数 描述 环境 
质量 。 环 境 质 量 评价 的 基本 日 的 是 为 
RAE 、 环 境 管 理 握 供 依据 ， 间 时 
也 是 为 了 比较 各 地 区 受 污染 的 程度 。 
环境 中 的 瘦 量 分 析 tace analysis 
of environment Fh IAFF AA FP as HE & , 
污染 物 含量 不 一 ， 有 的 在 每 升 或 每 千 
克 分 析 物 中 会 量 高 至 几 克 ， 有 的 低 至 
纳 克 以 下 .环境 分 析 监 测 中 一 般 将 被 
测 物 含量 每 升 或 每 千克 为 Img 至 lpg 
时 ， 称 为 痕 量 分 析 ,， 痕 量 分 析 通 党 选 
用 火焰 原子 分 光 光 度 分 析 、 离 子 选择 
电极 分 析 及 分 光 光 度 分 析 等 方法 。 
环境 中 的 病 量 金属 分 析 trace met- 
al analysis of environment 环境 存在 
BAS HRS RR, H PAR 
ARAB A RPMI, H.R. OH. 
a OS. CIEE, LRM 
MRK 10°, SRR 
金属 主要 来 源 于 金属 矿物 开采 、 治 冻 
以 受 其 他 工业 生产 过 程 的 排放 或 外 
Ht, AER., PEA KAT, 


Mm huon 343 


SO. A. BS, 汽车 排 气 中 则 多 合 
AG. KP A UL A StS ie AR. 


a. i. oR. TL BE RL RS; 农 . 


HAHEI HE. A. R BERA 
tP., CESARE Pe Re BS 
较 低 ， 但 对 环境 的 影响 和 生态 的 危害 
较 大 。 痕 斌 金属 污 染 物 与 不 同 载体 的 
结合 态 往往 决定 其 在 环境 中 的 迁 称 
状况 。 

环境 中 的 形态 分 析 species analy- 
指 对 环境 中 污染 
物 存在 形式 进行 确定 的 有 关 技 术 。 在 
环境 科学 中 有 相当 一 部 分 工作 侧重 在 
污染 物 的 形态 和 分 布 研 究 方 面 ， 污 染 
物 的 存在 形态 包括 价 态 、 化 合 态 、 结 
构 态 、 结 人 台 态 和 暧 附 态 等 。 不 同形 态 
的 污染 物 在 坏 境 中 有 不 同 的 化 学 行 
为 ,并 表现 出 不 同 的 污染 效应 。 例 
如 ,六 价 锋 有 强烈 毒性 ， 而 三 价 铬 毒 
PERC: FTL RO BEE RE 
BULA: 六 六 六 有 7 MRE, 
而 其 中 型 有 最 强 杀 虫 力 ， 针 环 芳烃 
的 致 痛 活 性 与 其 化 学 结构 有 相 雇 关 
又 。 痕 量 污染 物 与 不 同 载体 的 结合 硒 
往往 决定 其 在 环境 中 的 迁移 状况 。 

环境 自净 能 力 environmental self- 
purification FREES BS RG, Es 
H., (OE AE READ PF, eb 
污染 物 达到 自然 净化 的 过 程 。 环 境 自 
净 按 发 生机 理 可 分 为 物理 净化 、 化 学 
说 化 和 生物 净化 二 类 。 物 理 净 化 指环 
境 自净 的 物理 作用 ， 主 要 有 稀释 、 扩 
AL. ARLE, FRA. ES, Wea 
尘 的 大 气 ， 通 过 气流 的 扩散 ， 降 水 的 
We, BATS, Tepe 


sis of environment 


| 化 ; ERAKAR E, od 


DR. UE AK 、 扩 
散 等 作用 ， 水 体 恢复 到 清洁 的 状态 。 
低 学 净化 指环 境 自净 的 化 学 作用 ， 诗 
要 有 氧化 和 还 原 、 化 合 和 分 解 、 吸 
Mi. SER, AC. RAS, MRA 
机 污染 物 经 氧化 还 原作 用 最 终生 成 水 


| 


1 和 二 氧化 磋 而 使 环境 净化 。 生 物 自净 


指 通过 生物 的 吸收 、 降 解 作用 使 环境 
污染 物 的 浓度 和 等 性 降低 或 消失 。 植 
物 能 吸收 土壤 中 的 酮 、 揪 ， 并 在 体内 
Pe A SRT AS, BRAC HLT 
把 酚 、 握 分解 为 二 氧化 碳 和 水 。 
TRIPE A ring-over technique 一 
种 利 岂 特制 的 环 炉 设 备 实施 的 微量 分 
析 技 术 。 将 少量 试 样 点 在 证 纸 上 ， 利 
用 一 定 的 展开 液 从 试 样 斑点 中 心 向 外 
PE. GERPE PAI a EEA 
B ARAARA, EERE 
PUREST Ri -EE SADA SS EE 
组 分 即 浓缩 富 集 在 一 个 环 圈 上 ， 再 利 
用 灵敏 度 和 选择 性 高 的 试剂 喷 酒 坚 色 
以 进行 定性 和 定量 分 析 。 

IRERE BIR loop-gap resona- 
tor; LGR 环 路 间隙 共振 腑 是 带 有 狐 


| SRI ORES DU MDARGA HR. Sealer aie 


行 于 图 简 町 ， 相 当 于 等 价 电路 中 的 电 
窜 ， 而 哆 简 部 分 相当 于 电感 。 测 试 时 
样品 置 放 在 微波 磁场 集中 的 图 篇 中 心 
位 置 ， 而 在 狭 锋 间 际 处 诱导 击 微波 电 
场 ， 可 以 避免 样品 的 介 电 损 耗 。 为 了 
访 止 狭 颖 向 隙 处 的 微波 辐射 造成 的 鸣 
什 下 隆 ， 一 般 在 环 路 间隙 共 振 腔 的 外 
合用 圆 简 状 金属 屏蔽 。 环 路 则 由 共振 
ETHERS CRE) 金属 的 陶 
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次 制 成 : 也 可 用 在 圆周 方向 上 切 有 多 
“SE A) ee PN FY] MER DEE 
Hho SERRI Bt HE Se FP PR EE 
样品 处 的 微波 磁场 强度 大 ; 微波 磁场 
与 微波 电场 很 好 地 分 离 ， 由 样品 引起 
BOS SAE LF BT LAR, REK E 
品 时 总 慎 的 变化 也 不 大 。 另 外 环 路 


间距 共振 腔 的 腔 内 容积 较 大 ， 可 以 放 | 


置 较 大 的 样 总 或 活体 标本 ， 这 种 腔 在 
L 波段 ESR 谱 仪 中 使 用 较 多 。 

环 试验 ring test 利用 界面 反应 
进行 物质 鉴定 的 一 种 方法 。 例 如 将 
反应 溶液 非常 仔细 地 加 入 盛 于 试管 
AYA — ee, AE A ee 
慢 地 反应 ， 在 两 种 液体 相互 扩 散 的 
Fleet Be Ir Fe Hn Sa EB OR RR 
色 带 。 

环形 展开 比 移 值 circular develop- 
ment R, value 在 环形 展开 时 的 比 移 
HLA R. RP, HAR. RAE LA 
HAER os a BE SER A 
由 原点 移动 至 前 沿 半 径 的 比值 。 由 于 
在 直线 震 开 时 的 移动 距离 与 环形 展开 
的 半径 成 平方 根 的 关系 ， 因 此 ， 
CR)? = Ry, R 为 直线 展开 时 的 比 
移 值 。 

环形 展开 法 
见 径 向 展开 法 条 

Sah boffer capacity 出 Van 
Slyke 提出 的 衡量 pH Eph ai He SE mb 
能 力 的 一 种 指标 ， 常 以 符号 BB 表示 。 


circular development 


其 定义 是 : AL 溶液 的 pH 增加 或 | 
| ER, RT 


MD dpH 单位 所 希 加 人 的 强 碱 
db( mol), 或 强酸 da { mol)， 其 数学 
REAN 


| 


-$ __ d 
B= dpH dpH 
由 此 式 定 义 的 缓冲 容量 常 称 为 微分 组 


冲 容量 ( 记 为 B89)， 与 之 对 应 的 有 积 
分 缓冲 容量 【对 应 改变 1 个 pH 单位 
时 所 需 的 强酸 或 强 碱 量 ， 记 为 尽 ) ， 
两 者 的 关系 六 
p= pdpn 

缓冲 容量 的 大 小 与 钥 冲 蘑 液 的 总 浓度 
和 绎 冲 证 液 各 组 分 的 浓度 比 有 关 。 例 
如 HAe-maac 缓冲 溶液 的 缀 冲 能 力 与 
HAc 和 NaAc 的 总 浓度 cs 和 其 浓度 
比 有 关 , cs MK, BHR, 
Chate” Cune = l int Se op Fe BX 此 时 
溶液 的 pH 等 于 组 成 该 缓冲 入 液 的 共 
HEREDE HY pK, 值 。 

Hahk RK buffer solution J SAI 
32 7 AE EEA 2 a he H 
{如 酸 、 碱 、 络 合剂 或 金属 离子 ， 氧 
化 剂 或 还 原 剂 及 溶剂 的 稀释 等 ) 的 
影响 , 保持 本 身 的 某 种 特征 全 ， 如 
PH, pM, pl 和 电位 等 不 发 生 显 著 变 
化 的 各 被 。 所 以 ,分 别 对 应 有 pH & 
TEPER. pM 缓冲 溶液 和 了 缓冲 党 
滚 , 但 最 常用 的 是 pH 缓冲 溶液 。pH 
缓冲 溶液 由 弱酸 (RER) AE 
JCS CBR SE HUA), fan, HAc- 
Ac’, NH,-NH;, H,PO,-HPO? ; 
两 性 物质 , 例如 ， 苯 二 甲酸 氨 钾 ; 强 
酸 或 强 碱 组 成 。 

缓冲 溶 痕 添加 剂 buffer additives 
质 外 ， 常 常 还 在 缓冲 溜 液 中 添加 某 种 
成 分 ， 通 过 它 与 管 壁 或 样品 溶质 之 间 
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的 相互 作用 ， 改 变 管 壁 或 溶液 相 物理 


化 学 性 质 ， 进 一 步 优化 分 离 条 件 ， 提 ， 


高 分 离 选 择 性 和 分 离 度 。 

26783] corrosion inhibitor 以 适 
H Og FRE YB Jom PU A hfk A A h E RE 
明显 降低 的 化 学 物质 - 


换算 因素 法 method of conversion 
factor 在 确定 的 摄 谱 条 件 下 用 自 电 
极 法 进行 金属 或 舍 金 的 光谱 定量 分 
析 ， 人 和 假定 光源 是 稳定 的 ， 并 且 所 调 量 
的 谱 线 黑 度 都 位 于 乳剂 特性 曲线 直线 
部 分 。 若 将 一 个 样品 摄 于 两 块 说 片 
E. MHT TAHR CAMRE l 
程 的 差异 ， 分 析 线 对 的 黑 度 差 A5 将 
ATA. Mi — it AS, =y lgR, 
第 二 块 谱 片 AS, =y,leR, ERK y 
是 感光 板 的 反衬 麻 ， 只 为 分 析 线 对 的 
强度 比 。 由 此 可 得 : AS,/AS，= 
n=, KARAR. RIRA 
RK K, BRAT ORS TRE E 
线 对 的 黑 度 差 AS, 换算 成 相当 于 在 
PRR H ERRIRE AS, B 
AS, =AS, K, BABA KREA 
过 两 块 谱 片 上 的 基本 元 素 的 均 称 线 对 
的 黑 度 差 求 得 ， 或 者 用 一 阶梯 减 光 板 
摄 庶 ， 利 用 … 条 谱 线 的 两 个 不 同 阶梯 
的 黑 度 差 进行 换算 。 换 算 仍 按 公 式 
AS, =AS,-K, MEH AS, 及 AS, i 
是 均 称 线 对 的 黑 度 差 。 用 换算 因素 法 
作 快 速 分 析 时 ， 要 求 光源 粕 发 条 件 保 
持 稳定 。 制 作 工作 曲线 与 作 分 析 试 样 
寺 用 的 感 党 板 必 须 是 同一 型 寻 及 批 
号 , 均 称 线 对 的 黑 度 差 最 好 在 0.5 左 
右 。 换算 内 数 六 一 般 应 在 0.9~1.1 
之 间 ， 超 过 这 个 范围 ， 表 明显 影 操 作 


等 不 好 ， 不 能 进行 换算 。 
黄金 分 割 法 gold cut method X 


， 称 0.618 法 。 一 种 试验 优化 方法 ,将 


长 讼 为 上 的 做 化 区 Lan, b] SRN 
KE. SRR, 长 的 一 段 为 zx， 短 的 -一 


i _ x __I 
BEAL -x， 如 果 - = = 0618" 


当 将 两 个 试验 点 x, Al x, 分 别 设 置 在 
EIER A O. Gis Abit, Soe eect 
试验 之 后 舍 去 哪 一 个 试验 点 ， 保 留 的 
试验 点 始终 位 于 新 试验 区 的 0.618 
处 。 用 这 种 方法 设置 试验 点 ， 可 以 可 
快 优 化 进程 ， 

黄 曲 等 毒素 分 析 aflatorin analysis 
RHEERK EH RAS AMS he 
AEREE ey, Aa 
离 出 的 衍生 物 有 20 多 种 ， 其 基本 结 
HMA- KEPARAT (ANE 
$M), HPB., B, G., G 是 四 
种 最 基本 的 形式 。 在 自然 界 中 易 污 染 
EE. EX, RBKERARAR, K 
HER B RANE REARS 
TRG BM — eH, 可 话 发 肝 、 
晴 、 胃 等 多 种 髓 官 病变 ,世界 各 国 大 
多 制订 了 其 卫生 限量 标准 。 目 前 采用 
的 分 析 方 法 主要 为 薄野 色谱 法 、 液 相 
色谱 法 、 酶 联 免 疫 法 和 蒙 光 光度 分 
析 等 。 

黄 曲 器 来 测定 determination of fla- 
vacin BH AEA h et 
产物 ， 目 前 共 发 再 有 17 ARNEE, 
属 剧 毒 物质 ，FAOZWHO 规定 食品 中 
的 允许 量 志 15ne g’, HEE 
365nm F, SLE eT AR eR Ag 
荧光 颜色 分 为 8B (KEZE) C 
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(RABI) 两 大 类 。 各 种 黄 曲 需 素 
毒性 以 B 的 毒性 和 致癌 性 最 强 ,， 通 


常 以 检验 黄 曲 每 毒素 B 为 主 。 样 品 | 
CEH A ERB, 经 提取 、 浓 缩 ， 薄 | 


层 分 离 后 ， 在 波长 365nm 紫外 兴 下 
产生 蓝 紫 色 菊 光 ， 根 据 其 在 菏 层 上 显 
TREERE RENEA. HAHH 
RRA EH (WRN) 来 分 
B. MESA RRR. 
黄色 指数 yellowness index MA 


色 值 , 定 文 为 塑料 的 黄色 指数 。 以 
Y1 表示 
FI = 10001. 28X ~1.06Z)/Y 


值 。 对 于 不 含 荧 光 物 质 的 无 色 透 明 、 


半 条 明和 近 白 色 不 透明 的 塑料 ,可 用 | 


其 外 观 黄色 程度 的 测量 来 评价 塑料 质 
量 和 老化 程度 。 某 些 常 用 塑料 WOR 
ELH, REMMER EER 
的 变化 作为 经 长 期 暴露 于 光 和 热 环 境 
中 性 能 变化 的 评定 依据 。 适 用 于 本 
KK. FOR, BRR, BRE, 
Rig AF ARIA 
黄酮 类 flavonoid ”两 个 酚 基 经 吡 
畏 环 或 相似 结构 的 三 个 碳 原 子 结合 形 
成 的 一 类 物质 的 总 称 。 如 右 图 ，-- 般 
起 环 的 5,7 f, BIRS S AA 
或 甲 氧 基 存 在 。 大 部 分 黄酮 类 为 邻 位 
MT, KAA 3000 Sh, 黄酮 类 化 
合 物 普遍 存在 于 植物 中 .虽然 也 存在 


于 叶绿体 以 及 其 他 颗粒 中 ,但 - - 般 在 | 


继 胞 液 中 以 配 糖 体 的 形式 存在 。 这 类 
物质 水 溶性 好 ，、 本 身 有 色 ， 在 适当 溶 


BPR, Re, PARES 
(VD 的 荧光 试剂 。 


yo 


1 
A p D PB De 
a l, gs 
x i 


灰分 测定 determination of ash K 


i 灰分 基 指 植物 组 织 或 籽粒 在 空气 自由 


流通 下 灼 烧 试 样 ， 有 机 物质 经 高 温 灼 
Stim. SUCRE RAR, RF 


| APR AERAR, OBR a 
SHON, AES Aaa | 


《或 称 无 机 盐 ) ， 主 要 为 钊 、 钠 、 钙 、 
Wi. E. RE. ARATE 
素 。 灰 分 按 其 深 解 性 能 分 为 水 洲 性 藉 


| 分、 水 不 溶性 灰分 和 酸 不 溶性 灰分 三 
RP, XY, ZMH Hl 


类 。 测 定 大 分 的 总 攻 和 各 种 态 物 元 素 
舍 量 的 方法 有 化 学 法 、 原 子 吸收 法 、 
等 离子 体 原 子 发 射 光谱 法 等 。 

KE ashing 用 高 温 除 去 样品 中 
的 有 机 基体 的 操作 。 在 通常 的 分 析 样 
ee th BB Ay, RE eA A e e 
中 ,在 商 温 (400 ~ 700C)} 下 利用 
大 气 中 的 所 作为 氢化 剂 破坏 试 样 中 有 
机 组 分 的 过 程 。 气 化 性 酸 可 用 于 提高 
KRE. BE RETR ke St SB By 
We dS BRIE EE A a BY, 
完 先 用 蒸汽 浴 或 轻 度 加 热 于 燥 。 马 弗 
SPER BU TAG. Biba x 
或 起 泡 引 起 被 测 组 分 损失 。 灰 化 结束 
后， 用 适量 合适 的 酸 从 坦 塌 中 说 取 残 
余 物 ， 并 定量 转移 到 烧杯 等 容器 中 ， 
以 便 下 一步 进行 分 析 。 

在 石 灵 炉 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 它 
基 指 在 样品 原子 化 程序 中 除去 试 痒 基 
体 的 操作 ， 是 消除 基体 效应 的 有 效 手 
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段 之 一 。 套 化 的 有 将 性 取决 于 灰 化 温 


度 和 灰 化 时 间 的 选择 ， 在 不 损失 被 测 j 


元 素 的 前 担 下 ， 尽 量 选 用 较 高 的 灰 化 


HABE, ACL Se CTI, Oy ae 


TEHE A LR RE RS 
时 间 。 
RHE Bt 


ashing stage; charring 


stage OBR ALFHRRE PPE | 


FUSE BRE HERA ER. A Be 
子 化 过 程 帆 ， 通 常 分 4 个 阶段 : F 
BR. Kik, PRR. RAG BPE 
的 任务 是 尽 可 能 将 试 样 基体 除 尽 ， 问 
时 又 不 损失 被 训 元 素 ， 以 减少 以 至 完 
全 排除 基体 的 影响 ,为 此 要 优选 灰 化 
BES KIL), 4RACR ESF 
ENK, 或 者 是 基体 与 被 测 元 紊 挥发 
性 相差 不 大 时 ， 可 在 试 样 中 加 入 基体 
改进 剂 使 基体 转化 为 更 易 挥 发 的 化 学 


形态 或 将 待 测 元 素 转化 为 更 加 稳定 化 ， 


学 形态 ， 以 达到 除 尽 基 栖 和 不 损失 被 
WICK AR. 

灰 化 曲线 ashing curve; charing 
curve 吸光度 随 厌 化 温度 的 变化 曲 
线 。 在 石墨 炉 福 人 -- 定 量 的 试 样 ， 
在 合适 的 干燥 与 原子 化 条 件 下 ， 测 
定 在 不 同 灰 化 温度 时 的 吸光 度 值 ， 
即 可 建立 吸光 度 随 菊 化 漠 度 的 变化 
曲线 。 根 据 此 曲线 可 以 确定 在 不 损 
和 失 被 测 元 素 的 前 提 下 最 高 允许 使 用 


的 忒 化 深度 和 最 佳 忒 化 温度 ,通常 | 
部 分 未 知 或 非 确 知 的 分 析 体系 。 实 际 


选择 达到 最 大 吸收 信号 的 最 高 温度 
作为 大 化 温度 。 如 右 图 是 金 的 不 北 
曲线 ， 共 形式 具有 典型 性 。 在 约 
S00 (Au 熔点 1064.4) 开始 
有 Au 的 损失 ,因此 ， 人 允许 使 用 的 


最 高 艾 化 温度 应 低 于 900T 。 


0.3 


一 -一 一 
1000 1500 2000 2500 
tC 


站 上 -一 上 
0 500 


A TA 
Aut er ACHES 

I— HER: 2 一 原子 化 曲线 
灰 化 时 间 ashing time; charring 
time 在 大 化 阶段 ， 除 去 这 样 基体 所 
需 的 时 间 - 大 化 时 间 的 长 短 依 基 体 性 
ARTO AI. KERR, AREN 
介 短 ， 甚 至 可 以 在 升温 程序 中 免 去 灰 
化 阶段 ， 对 于 生物 样品 ， 则 需 使 用 较 


| 长 的 灰 化 时 间 。 合 适 黄 化 时 间 需 根据 


吸光 度 随 其 化 时 间 的 变化 曲线 
来 确定 。 

Kk E: ashing temperature; 
charing temperature 在 灰 化 阶段 ， 
除去 试 样 基体 所 需 使 用 的 温度 。 灰 化 


| 温度 的 高 低 取决 于 基体 的 性 质 。 从 除 


去 基体 的 角度 考虑 ， 在 不 损失 被 测 元 
ZENET. 尽量 采用 较 高 的 灰 化 温 


| 度 ， 最 高 允许 使 用 的 灰 化 温度 需 通 过 


ARAL HH OR AE 
REBAR gey analytical sys- 
tem 分 析 对 象 内 部 特性 部 分 已 知 、 


工作 中 过 到 的 不 少 分 析 对 象 都 是 这 类 
灰色 分 析 体 系 。 此 名 词 源 自 人 们 用 颜 
色 来 表示 一 个 分 析 体 系 的 信息 完备 程 


| 度 , 将 体系 内 部 信息 已 知 的 系统 称 为 
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白色 分 析 体 系 、 将 内 部 信息 未 知 或 非 
确 知 的 系统 称 为 黑色 分 析 体 系 ， 将 内 
部 信息 部 分 已 知 、 部 分 未 知 或 非 殉 知 
ROR SCE AAR ST TRA KERE 
需 用 灰色 系统 理论 来 研究 .该 理论 是 
我 国 华 中 理工 太 学 对 聚 龙 教授 创立 
的 ,主要 研究 系统 模型 不 明确 、 行 为 
信息 不 完备 ， 运行 机 制 不 清楚 这 类 系 
统 的 建 模 、 预 测 、 决 策 与 控制 等 ， 提 
供 了 在 贫 信 息 条 件 寺 解决 问题 的 
新 途径 。 

辉 光 放电 光学 发 射 谱 glow dis- 
charge optical emission spectrometry; 
GDO-ES i) Fa EA 
产生 的 撤离 子 把 部 分 样品 从 样品 的 表 
MRH EKHAR, FERE 
而 发 射出 具有 元 素 特征 的 光谱 线 。 通 
过 对 光谱 线 波长 和 强度 的 训 量 就 可 以 
获得 基质 材料 元 素 的 定性 和 定量 数 
据 。 辉 光 放 电光 学 发 射 谱 布 仅 可 以 获 
得 表面 的 化 学 成 分 ,同样 利用 其 澡 射 
功能 还 可 以 获得 薄 层 成 分 的 深 
度 分 析 。 

FIM RE gow discharge 
detector 是 一 种 通用 性 气相 色谱 检 
Wi ERTER: YRA A 
HAREAREN PT. AL 
会 有 很 大 变化 ， 以 放电 管 作为 惠 斯 通 
eA, BKM. HR 
ABE St PE a A A Bk, 
RAZA. Pe PE 
复杂 的 电离 和 碰撞 过 程 ， 因 此 检测 器 
的 响应 无 一 定 规律 ， 其 线性 范围 为 
10 ~10*。 可 用 于 永久 性 气体 分 析 。 

EER glow discharge mass 


spectrometry; GD-MS i] FS CAF 
光 放 电 作 用 产生 的 氨 离 子 把 部 分 样品 


， 内 样 品 的 表面 识 射 出 ， 然 后 通过 四 要 


质谱 仪 对 样品 离子 进行 项 荷 分 析 从 而 
获得 样品 元 素 组 成 的 谱 仪 。 
BAER gow source ”低压 气体 
放电 的 -种 类 型 。 在 一 根 琉 璃 管 疝 端 
各 封 人 一 个 平板 电极 ， 内 充 压 力 为 妃 
托 (1Tor = 133.322Pa) ATER, 
体 ， 当 在 隋 电 极 上 施加 的 电压 达到 某 


| E, JH TPR, FE RU 
| HBL. ALAR PRE Ric ee BES i aR ITE SD OT 


用 光源 称 为 辉 光 光源 。 辉 光 放 电 的 负 
辉 光 区 激发 特性 最 强 ， 能 激发 高 激发 
电位 元 素 的 谱 绪 。 发 射 光 谱 分 析 常 用 
KERRE, AS OAR EX 
A BRR I ap, A 
FACE. 

FEH gow cuve TXA 
电 过 程 中 ， 外 加 电压 与 电流 之 间 的 关 
系 曲线 。 

回 波 检测 【诱导 ) 电子 自 旋 共振 
echo-detected (induced) electron spin 
resonance ”在 不 同 磁场 下 测定 电子 自 
旋回 波 信 号 (MHRA). ， 就 可 
以 得 到 回 波 和 信号 强度 随 磁 场 变 化 的 曲 
线 ， 即 回 波 检测 电子 自 旋 共振 (或 
回流 诱导 电子 自 旋 共 振 ) 谱 。 回 波 
可 以 用 双 脉 溃 {90° -r - 180° -r - 
回 波 ) 或 三 脉冲 序列 (90° -7 -90° 
~7'-90° -r7 - BE) 进行 检测 。 显 
RAE r ( 双 脉 冲 ) 或 7 (三 脉冲 ， 
固定 +) 值 ， 回 波 检测 电子 自 旋 共振 
谱 也 会 发 生变 化 。 回 波 检测 电子 自 旋 
共振 可 用 于 研究 驰 太 时间 ， 得 到 有 关 
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分 子 运 动 的 信息 。 

回归 方程 regression equation 
种 定量 描述 变量 之 问 统 计 关 系 的 数 
学 表达 式 ， 基 于 变量 之 间 闫 系 的 性 
W, 分 线性 问 归 方程 和 非 线性 回归 
方程 ， 基 于 影响 因 变 最 的 自 蛮 量 的 
RA, sas ARAM So 


归 方 程 。 在 分 析 测 试 中 ,应 用 最 多 ， 


的 是 基站 -元 线性 回归 方程 来 建立 
校正 曲线 。 

回归 方程 精度 
在 建立 回归 方程 时 ， 


precision of regres- 


sion equation 


对 于 给 定 的 自 变 量 *， 因 变量 7 围绕 | 


按 回 归 方 程 预测 值 了 的 波动 程度 。 它 
反映 了 啊 应 人 的 离散 性 ， 以 残余 方 装 
S 或 残余 标准 偏差 5 表示 


Bin -yy 
=- pa 
Rh, y 为 实测 的 响应 值 : 了, 为 按 
UI ae TA A OAL sm 为 响应 值 


了 


的 数目 。 引起 响应 值 的 离散 的 原因 有 i FAEERE LARA, PIE 
变量 对 = 对 了 的 非 线性 影响 、 除 < ; 变节 之 间 统 计 关 系 的 数学 方法 称 为 相 


ZIER KI y 的 影响 、 试 验 误 
差 等 。 

回归 方程 稳定 性 stability of re- 
gression equation ”由 不 同样 本 所 得 到 
的 回归 方程 的 波动 性 。 表 征 回 妇 方 程 


的 基本 和 参数 斜率 SAREE o 基 随 机 变 | 


量 ， 由 一 组 靖 定 的 料 本 测量 值 拟 合 的 
BUSA, ta ERM, GAR 
样本 测量 值 拟 合 回归 方程 时 .将 得 到 
不 同 的 回归 方程 ， 具 有 不 同 的 与 a 
i. b 与 e 的 波动 性 分 别 用 它们 各 自 
的 方差 号 与 时 表示 


| sth, x, Se DMR PRE RIE 


MA y SY, PHRASE Bw 
Ate A AMMA A; 是 建 
A; 5 是 残余 方差 。 

回归 分 析 regression analysis Wf 
TAESTE {通常 是 固定 变 
B) 之 间 相 关 关 系 的 一 种 数理 统计 
方法 。 如 果 变 量 之 间 具 有 相 随 变动 的 
关系 ， 则 称 变量 之 间 相 关 。 变 重 之 间 
相 随 变动 的 数量 关系 分 函数 关系 与 统 
计 关 系 ， 前 者 表示 变量 之 同 数量 上 的 


| 确定 性 关头 ,后 者 表示 变量 之 间 相 随 


FAM. VASA A 
特殊 情况 。 两 者 的 区 别 在 于 ， 相 关 分 
杞 是 研究 一 个 或 一 组 变量 与 男 一 个 或 
HERZ ATER. RRS 
(a ae OG TEZ: mH 
Br OTE ee — a — 29 
HERR , A A ME 
的 随机 变量 ,而 自 变量 为 无 概率 分 布 
的 非 随机 变量 (图 定 变量 ) 。 回 归 分 
入 是 找 出 描述 这 种 相关 关系 的 数学 表 
达 式 ,对 所 确定 的 数学 表达 式 进 行 统 
计 和 检验 ,确定 最 优 回 归 方 程 ,根据 千 自 
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AE t GR E AY A sat E r R 
和 控制 。 

回归 平方 和 
square PERR A So at 5 Pe a = Pe A 
相关 程度 的 偏差 平方 和 。 用 回归 方程 
来 卉 述 因 变 是 7 随 自 变 * 量变 化 的 统 
计 关 系 时 ， 实 验 值 x 与 按 回归 方程 
预测 的 值 Y 并 不 完全 一 致 。 当 用 回 
归 线 表示 y 与 x 的 相关 关系 时 ， 各 实 
验 点 (x, y) 不 一 定 都 落 在 回归 线 
上 上 上， 各 实验 点 仿 离 回归 线 的 程度 ， 可 
用 它们 的 总 侧 差 平方 和 Or 来 表征 

@ Ep) AE -yy 
AP, y 是 各 实验 值 六 的 平均 值 。 
Q= ECY, =y)” 称 为 回归 平方 和 ， 


BIRT y 随 * 变化 的 相关 性 ，@, 越 ， 统 误差 。 在 有 些 情况 下 ， 回 收 率 依 吉 


大 ,YY 与 x 之 间 的 相关 性 越 好 。9Q, = 
E- Y VP 称 为 残 差 平方 和 ， 表 征 
FA EUS ak RRS 
据 的 优 劣 程度 ，G, 越 小 ， 表 示 拟 合 
效果 趟 好 。 

A BR Se «regression curve ”一 种 
描述 变 基 之 间 统 计 关 系 的 曲线 图 形 ， 
在 分 析 测 试 中 ， 应 用 最 多 的 是 一 光线 
性 回归 曲线 。 利 用 回归 曲线 不 仅 能 给 
出 变量 的 点 佑 计 值 ， 而 且 能 给 出 个 计 
值 的 置信 区 间 ， 用 它 表 示 变 量 之 间 统 
计 关 系 的 优点 是 直观 。 

回归 系数 regression coefficient 
在 回 遇 方程 中 表示 自 变 量 x 对 因 变 量 
了 影响 大 小 的 贿 数 。 问 归 系 数 越 大 表 
示 * 对 yy 影响 越 大 ， 正 回归 系数 表示 
7 随 * 增 大 而 增 大 ， 负 回归 系数 表示 
Y 随 x 增 大 而 减 小 


regression sum of ! 


| 事故 。 现 在 生产 的 商品 仪器 都 设置 了 


回 火 flashback {ACG RE RFR 
HERH, AI PAE SE Pe 
器 内 部 传播 的 现象 。 回 火 会 引发 安全 


防止 阿 淡 的 装置 。 从 操作 上 ， 庶 保证 
供 气 速度 大 于 燃烧 速度 ， 严 格 遵 守 操 
作 规 程 . 

回收 试验 ”recovery test 通过 在 试 
样 中 加 入 已 知 量 被 测 组 分 (元素 } 
测定 其 回收 率 ， 以 检验 和 估计 系统 误 
差 的 试验 。 在 无 标准 物质 和 标准 方法 
对 照 的 情况 下 ， 它 是 最 常用 来 检验 系 


| 统 误 差 和 估计 测定 准确 度 的 方法 。 当 


调试 中 只 存在 固定 系统 误差 时 ， 只 说 
明 在 可 入 量 水 平 没 有 检查 出 系统 误 
差 ， 并 不 意味 着 该 分 析 方 法 不 存在 系 


于 所 如 大 的 量 ， 因 此， 应 加 人 不同 的 
量 进行 回收 试验 ， 以 更 可 靠 地 合计 测 
定 方法 的 准确 度 ， 同 时 在 报告 回收 结 
果 时 应 指明 加 入 量 慎 。 

at ORRA rotation/oscilla- 
tion photography iR MME miN 
射 效 应 的 照相 方法 。 实 验 装 置 由 提供 
FEX MERAH. Way A OX 
TR oR MALE TE EAA Ge ASE AX 
射线 东 的 平面 或 简 形 X 射线 感光 板 
所 组 或 。 在 上 曝 光 过 程 中 ， 单 晶 样 品 旋 
转 3560*， 称 为 回转 法 ; Rk 
的 角度 范围 内 摆动 ， 则 称 为 回 摆 法 。 
由于 波长 不 变 ， 反射 球 具 有 辕 定 的 半 
径 ， 当 晶体 转动 或 摆动 时 ， 必 定 有 一 
部 分 倒 易 点 阵 点 打 过 反射 球面 而 满足 
FHR, PVE. YER SA 
易 点 阵 面 垂直 时 ， 就 产生 典型 的 层 线 
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SRP. 加 摆 法 主要 用 于 晶体 定向 、 


WE Se ART REL | 
| 色谱 填料 混合 后 填充 而 成 的 色谱 柱 ， 


集 射 数据 ， 回 摆 法 结合 电子 影像 板 
CIP) BH TFA aeRO (CCD) 等 类 
WH RE. ABT Ai st 
RAHA, ERC aA 
集 入 射 数据 的 主要 方法 ， 

SR tia 
diffraction HT RMA A Ae 
RASH i, AR A 
别 扩 展 成 一 个 个 出 盘 . 盘 内 有 确定 的 


focused electron 


BED, MARRA FNA. | 


它 能 精确 的 调整 微 晶 取向 、 测 定 晶体 
对 称 性 、 菏 唱 微 区 点 阵 参 数 和 薄 品 厚 
度 ， 提 供 咏 体 结构 的 三 维和 信息 。 

汇编 程序 assembly program H 


汇编 语言 编写 的 程序 。 用 源 语言 的 编 | 


SH BUY. 计算机 不 能 运行 ， 必 须 


机 器 码 程 序 ， 汇 编程 序 就 是 为 完成 这 


种 翻译 工作 而 采用 汇编 语言 编写 的 程 
序 。 汇 编 语言 的 语句 与 机 器 码 所 写 的 ， 


指令 具有 ……… 对 应 的 关系 。 

RA AWM RR mixed teucocyte 
reaction ”将 两 个 个 体 的 等 量 淋 巴 细 
胞 一 起 钥 育 3 ~ sd 可 形成 淋巴 母 细 
胞 ， 其 数 日 与 两 个 个 体 组 织 相 容 性 抗 
原 间 的 不 相 容 程度 有 直接 关系 。 

HG RF RA mixed- 
bed ion exchange stationary phase 将 
BF Be A eh PBS Fe ih SAI FES SEA 
到 一 根 色 谱 柱 中 ,或 者 在 同一 基质 
《载体 ) 上 导 人 阴阳 两 种 离子 交换 基 
团 所 得 到 的 离子 色谱 填料 。 它 可 用 于 
阴阳 离子 的 间 时 分 离 。 


RAHE mixed bed column tE 
RES. EARR A HREN 


它 可 用 于 同时 分 离 两 类 化 合 物 ， 如 阴 
离子 交换 剂 和 阳离子 交 搁 剂 泣 合 床 柱 
By Sk EPA BR Ss RT 
混合 凝集 不 应 mixed agglutination 
reaction 将 合 有 相似 抗原 决定 簇 的 
两 种 不 同 细胞 混合 在 一 起 ， 加 入 相应 


， 抗体 后 出 现 的 两 种 细 殉 间 的 混合 凝 


集 反 应 。 
RARP mixed solvent 两 种 或 
两 种 以 上 有 要 淤 剂 的 混合 溶液 。 在 液 


| 相 色 谱 中 ， 为 了 调节 流动 相 的 许 脱 强 


E., 经 常 使 用 混合 济 剂 作 流 动 相 。 
混合 指示 剂 mixed indicator 为 
满足 在 化 学 计量 点 附近 突 跃 较 小 的 某 


| SERS (MO Oe ag mR RARE) 
经 过 翻译 将 其 变 为 计算 机 所 能 执行 的 


的 要 求 . LORE AEA, g6 
变化 更 为 鲜明 的 滴定 终点 指示 ， 常 将 
两 种 pK, (AH. HER A 
PRE Mat) 6 SH oe PRE LB 
RAR. HAAR. A 
wm, AAPM (pK, =5.00, H 
红 变 黄 的 变色 范围 是 pH =4. 4 ~6.2) 
HRR (pKy, =4.90, dare 
蓝 的 变色 范围 是 pH =3.8 -5.4) W 


， 侣 ,， 则 能 在 pH 5.1 时 得 到 由 紫红 与 


蓝 绿 互补 侧 成 的 灰色 的 规 锐 变色 点 。 
男 一 种 配制 混合 指示 剂 的 方法 是 : 一 
种 酸 破 指示 剂 与 某 种 情 性 染料 混合 ， 
以 染料 颜色 作 背 景 ， 利 用 化 学 计量 点 
前 后 酸 碱 指示 剂 的 颜色 与 染料 闫 色 的 


萤 合 而 出 现 变 色 点 或 很 窑 的 变 鱼 域 来 


RAER A. Mu, MARRE 
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红 与 亚 甲 蓝 或 靛 监 磷酸 钠 祝 合 ， 滴 定 
oe BE Ey ER, AE A) Sp BE BT 
j& 0. 2pH, 

AR mixed crystals 若 两 种 离子 
能 分 别 形 成 分 子 式 类 型 相同 、 晶 体 儿 
何 形状 相似、 品格 常数 相近 的 两 种 晶 
MERY (KAAMEA REA), 
则 可 能 在 :种 离子 沉淀 形成 晶体 时 ， 
FRSA FRA AAA 


FH Be aR, ERR AS 


i I) da Be ft. A 40, MgNH, PO,- 
MgKPO,, BaSOQ,-PbSO, i 晶 。 不 
同 晶 型 或 晶 格 带 数 的 固体 化 合 物 也 能 
形成 有 限 混 谤 性 的 混合 瞄 体 ， 这 种 混 
侣 晶体 称 为 不 规则 混合 品 体 。 
RMH mixed crystals copre- 
cipitation 
淀 现象 。 只 有 当 上 共存 杂质 离子 与 沉淀 
ARM SMM (相差 小 于 
10% ), 且 沉淀 形成 的 化 合 物 的 晶体 


结 攀 相似 、 唱 格 大 小 大 致 柑 间 时 , 才 ， 


能 产生 杂质 离子 因 形 成 混 品 而 引发 共 
沉淀 。 例 如 ， 以 MgNH,PO, 形式 沉 注 
Mg’ hi, A K'A NH? 的 离子 大 小 


根 近 ，k* 可 取代 部 分 NH 形成 | 


MgNH,PO,-MgkPO, 混 晶 共 沉 淀 。 
FARE activity 有 又 称 有 效 浓 度 ， 是 
一 种 热力 学 法 麻 。 对 于 由 1,2,3,…， 
5 个 组 分 组 成 的 体系 ， 组 分 i 的 窟 学 
BU uw, 表示 时 ， 
H, = RTIogA, 
AP, A 为 绝对 活 度 ; TAHAE 


8.314J - mol"! > K, a? 表示 标 
ERE FAHEFA, ERRUA 


Hi -us =RTloga; 

AP, a 称 为 组 分 1 的 相对 活 度 ， 一 
MRE. PREAH. BB 
液 时 ， 活 度 na 等 于 摩尔 分 数 x;。 对 
FRR, acyn, AP, y, 称 
ARER. KAARTA, B 
摩尔 分 数 外 ， 还 可 用 物质 的 量 浓 度 、 
质量 深度 等 表示 ， 查 活 度 系数 也 随 之 
Tk. AGRALE, PAE, MEE 
FERRME AT LOR YE, 电解 质 溶 
液 的 活 度 通过 电池 的 电动 势 求 得 。 

ia ERR activity coefficient 离 
子 或 分 了 在 化 学 反应 中 起 作用 的 有 效 
WH, Ff Ba wan, Ha, WA 
HEEE [A] 时 ， 其 活 度 


j a,=¥,lA]. ya RRA A 物质 的 活 度 
因 形 成 混 唱 而 引起 的 共 议 | 


系数 。 在 无 限 稀释 的 情况 下 ( 洲 液 
中 所 有 溶质 的 浓度 趋 于 零 时 )， 活 庶 
系数 y 一 1 ， 随 溶液 浓度 增 大 ,yy <1, 
a< [A]; VAM AAR TR 
度 了 (参见 离子 强度 条 ) 从 手册 中 碍 
$E (ERI XAS Debye-Hiickel 方程 
计算 ) 各 种 价 数 离子 的 Y， 从 而 求 得 
其 a 中 性 分 子 的 活 度 系数 常 粗略 地 
BASF 1. 


WAE . activation 将 样品 放置 在 反 


AE, MEERA ARER 


PSR, Re eR 
ROWER ERE. 

mi ABA activation equation 
HR PRR RAK Se 


， SEALER BER. BRET ORY 
度 ; R 为 摩尔 气体 常数 ， 其 值 等 于 


了 流 辐 照 下 转变 为 放射 性 核 素 ,已 生 
成 的 放射 性 核 素 问 时 又 发 生 衰变 ,在 
辐 照 + 时间 后 ， 在 t 时 刻 的 放射 性 活 
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BEA 
A, =foN(1 -e 9 PTS) 
N =6. 023 x 107% 9 © 
M 
P, Pe 是 放射 性 核 素 的 半衰期 ; 
WEE RRR; M BRR KH 
原子 量 ; 8 RRM AREER. A 与 
靶 核 的 数目 N ETARA 核反应 


RE o REI. SERR: ERA : 


关系 。 辐 照 结 点 后 放射 性 核 素 不 再 增 


K, 经 过 时 间 后 的 放射 性 | 


活 度 为 
A, =6. 023 x 10? far E x 
t . M 


-nT OHT. 
(l-e F 


T) xe 
该 式 是 活化 分 析 中 最 基本 的 方程 式 。 
活化 分 析 activation analysis; AA 
又 称 放 射 化 分 析 (radioanalysis)。 是 
基于 将 样品 中 稳定 核 转换 为 放射 性 核 
K, 通过 测量 放射 性 核 素 误 变 时 放出 
的 组 发 辐射 或 直接 测量 核反应 放出 的 
瞬 发 辐射 来 确定 元 素 及 其 含量 的 一 种 
核 分 析 方法 ， 是 一 种 绝对 分 析 方 法 。 
1934 年 英国 物理 学 家 查 德 威 克 
(J. Chadwick) #0 #0 4G OM. 
Goldhaber) 实现 了 第 一 次 光子 活化 
分 析 ，1936 年 匈牙利 化 学 家 忒 维 西 
(G. C de Hevesy) 和 莱 维 【H. Levi) 
oR SGP RAK Fae, 
1938 FRB iY Re 
( G. T. Seaborg ) 和 利文 古 德 
(J. J. Livingood) 进行 了 第 一 次 带电 
粒子 活化 分 析 。 根 据 所 雇用 的 核反应 
HM, EMA =A: C1) 中 子 话 
化 分 析 ， 利 用 的 主要 核反应 有 


(n, yd. (n, a) Al(n, p); (2) y 
PEC, FRE Se eee 
(《Y，n) ， 对 于 原子 序数 小 的 轻 元 素 ， 
(y, p 反应 也 是 重要 的 ; (3) 带电 
粒子 活化 分 析 . 利用 的 核反应 有 


fp, n}, (d, nm), (d, p), 
(a, 0). CH’, p), CH’, 1). 中 
子 活 化 分 析 在 各 种 活化 分 析 方 法 中 应 


用 最 广 ，Y 光子 活化 分 析 法 测定 C、 
N、0、F、 某 些 中 等 质量 元 素 和 重 元 
in Fe, Fi, Zr, Tl, Pb, RAM 
当 高 的 灵敏 度 。 带 电 粒 子 的 射程 有 
PL, 引起 的 核反应 基本 上 发 生 在 试 样 
的 表面 ， 适 于 做 表面 分 析 和 轻 元 素 的 
活化 分 析 。 活 化 分 析 是 测定 各 种 物料 
中 瘦 量 元 素 的 有 效 手段 ， 其 特点 是 ; 


RRRA, OK SOUR A RE 


10°°-~10 “se: 特征 性 ， 各 元 素 生 成 


| 的 放射 性 核 素 具有 其 特征 的 半衰期 和 
i 辐射 能 量 ; 精密 度 和 准确 度 好 ; 有 时 


不 需要 进行 化 学 处 理 ， 实 现 无 财 坏 分 
析 ， 即 使 分 离世 不 需 定量 分 离 ， 且 不 
必 担 心 下 污 ; 能 进行 多 元 素 间 时 测 
定 ， 在 一 份 试 样 中 可 同时 测定 30 ~ 


| OREK, RAA 56 ER, 基体 


效应 小 .除了 基体 给 分 是 吸收 藏 面 高 
的 元 素 之 外 ,通用 于 各 种 化 学 组 成 揽 
RERE: TER RAR: 可 实 
现 自动 化 分 析 ; DRE 
Ki 分 析 周 期 长 。 

活化 过 电位 activation overpotential 
电化 学 反应 过 程 引 起 的 极 北 产生 的 
过 电位 。 

tL activator BRE SEL TA 
(depassivator), BAA IR i (Eet 
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化 ) ERRE 
Fale MAES chemical shift 


of active hydrogen 
中 一 9H， 


基 团 中 的 氨 ， 它 们 可 相互 进行 化 学 交 
i, XTERRA. ARAN by fz 
Ss (ASABE. HARARE 
KARA. BH, BRAM RRR 


率 一 OH 快 F NH ， 更 快 于 
—SH, —SH 的 交换 速率 慢 ， 其 自 放 
AMA -BAMF NH Æ 


ASR A hee a Reh, 
则 常量 -- 尖 单 峰 。 车 以 中 等 速率 交 
PR, UE -- RR, 出 现在 与 交 朱 相关 
RF WE AOE Be FEZ 
RINSE N WBA, HARA TE 
HH=BM. 一 08 许多 情况 下 出 现 
Awe, Bee, te ee, IE 
峰 位 随 著 pH (Aa PER TE eg ih 
大 。 当 活泼 氢化 学 位 移 不 易 辩 认 时 ， 
By EEE PA BK, FESS). W 
流 得 被 重水 中 的 气 交 换 并 取代 ， 其 峰 
| RRA, MORAER a 
SiR BRAY EE. 

RBM active hydrogen peak 
化 合 物 分 子 中 比较 容易 解 离 并 导 其 他 
分 子 中 的 气 或 质 发 生化 学 交换 的 氢 。 
它 的 化 学 位 移 5 值 受 其 所 属 基 团 、 所 
AESH, RAHE., ERREN 
的 影响 很 大 ， 因 此 峰 形 、 峰 位 都 不 便 
Me. WR wk BA 有 -一 OH、 


NH O. SH. ERAH HB 


wW 
NH , —NH,, —SH 等 
va 


| 按 大 小 排列 为 -OH > 
指 化 合 物 分 子 | 


~ 
NH > 
A 


—SH, —OH PHRAS ih at F PBB 
BRAY FTE] AY SUA A, HAREE F 


| 等 时 呈现 钝 峰 ， 否则 应 为 尖峰 。 


N 
AI 硕 于 间或 与 其 他 活 滩 毛发 生 


快 交换 时 ,将 呈 一 尖锐 单 妖 。 若 以 中 
等 速度 交换 时 ， 则 哇 一 宽 峰 。 它 们 前 
位 置 都 处 于 各 有 关 质 子 峰 的 权重 平均 
ik, EARR. H SN OBS, 
AR = Ae. —SH 出 于 交 摸 相当 
Si hE BaCER ICH RAM, AT 
RERA, 简易 而 有 效 的 方法 是 在 
IE PRABK., BHD, RA 
SK RA RH NMR ie ee BR 
立 邯 消失 ， 对 比重 水 交换 后 的 谱 图 与 
DR EAA BD By HB 

ER piston pump MMH 
Fo PEAMEHE 
SERRE. WAERTE EHHA 
WRAEERARER. RR 
话 赛 和 双 话 塞 西 种 往复 泵 。 

应 体 电 子 自 旋 共振 in vivo electron 
spin resonance 将 动 植物 或 其 部 分 组 
HLA BE A bE, 就 直接 测定 
ESR。 和 多 用 于 动 植物 的 生理 、 病 理 、 
药理 等 的 机 理 研 究 。 因 X 波段 ESR 
谐振 腔 的 容积 都 较 小 ， 且 动 植 物 样 遇 
突 易 有 介 电 损失 ， 所 以 一 - 般 均 用 有 环 
Bi ib] Be 34 fe EY Lok Be ESR 谱 仪 进 
行 活体 电子 自 旋 共 柑 测试 。 动 植物 内 
部 绑 磁 物种 的 浓度 一 般 都 很 休 ， 可 雇 
事先 加 入 稳定 的 氮气 自由 基 作 为 自 
旋 探 针 。 
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活体 分 析 in vitro 将 生物 物质 或 
生物 体内 发 生 上 反应 的 特定 部 分 在 坛 管 


中 进行 实验 的 方法 。 取 自 拉丁 语 | 


“生物 体内 ”一 词 ， 是 为 了 强调 生物 
体内 的 状态 与 和 牛 物 体外 不 同 而 合用 的 
专门 用 语 ， 在 生物 科学 人 研究 中 经 常 使 
用 ,一般 对 微生物 而 言 指 元 钢 胞 体 
aR, REP Pan Be. M 
胞 培养 或 无 细胞 体系 。 

活体 活化 分 村 
analysis 叉 称 体内 活化 分 析 。 是 在 
严格 控制 照射 剂量 的 条 件 下 用 中 子 照 
射 生物 活体 ， 合 体内 和 欲 分 析 元 素 锋 化 
变 为 具有 特征 射线 的 核 案 ， 在 体外 用 


in vivo activation 


Ps RABE TA a SE TPE AG RE ， 


FF PO EA BE. DA EAE 
物 活 体内 被 测 元 素 的 含量 的 分 析 方 
法 。 目前 用 于 生物 活体 内 元 素 分 析 的 


都 是 热 中 子 或 快 中 子 活 化 分 析 。 它 分 | 


为 全 访 导 内 活化 分 析 和 局 部 林内 活化 
分 析 ， 前 者 最 成 功 的 例子 是 测定 体内 
的 千 ， 后 者 典型 的 例子 是 测定 甲状 腺 
中 的 砚 。 其 上 主要 问题 是 照射 剂量 不 能 
过 大 ,因此 只 能 测定 体内 含量 高 的 一 
Ho RA. a. H.R. BR 
等 。 主 要 用 于 医学 基础 研究 和 疾病 
诊断 。 

话 性 activation 表征 气 - 固 色 谱 
中 国体 吸附 剂 的 吸附 能 力 的 一 种 特 
性 。 作 为 固定 相 的 各 种 吸附 剂 之 所 以 
能 起 分 离 作用 ， 是 由 于 表面 具有 适当 
能 为 的 吸附 作用 ， 但 在 长 捐 的 使 用 或 
存放 后 ， 由 于 路 面 吸附 了 大 芋 的 水 或 
其 他 物质 而 失去 吸附 能 力 ， 因 而 不 具 
BORER (WSR RK, 5 


ERR, KOPF RAT oii 
SA, PRAM), 这 时 需 进行 活化 
处 理 ， 以 恢复 吸附 剂 的 话 性 。 

活性 部 位 active site BRUTE 
点 。 对 于 液 相 色谱 吸附 固定 相 而 言 . 
国定 相 表 面 直接 与 溢 质 分 子 产生 吸 狼 
作用 的 位 置 。 其 含义 与 活性 中 


心 近似 D 


TERR activated silica gel 经 
化 学 处 理 后 ， 其 表面 存在 大 量 活性 硅 
Bat (HAR) HERMA., EE 
咀 附 色谱 中 最 常用 的 吸附 固定 相 。 

WEREMA charcoal adsorption 
method Al APACER A] Ree RA 
吸附 性 能 进行 分 离 和 富 集 的 方法 。 活 
性 炭 吸 附属 于 物理 吸附 ， 具 有 ~ * 定 选 
择 性 。 非 极 性 物质 比 极 性 物质 易于 吸 
Bet. 同系 物 一 般 随 沸点 的 增加 吸附 增 
强 ， 压力 增加 或 温度 隆 低 吸 附 也 增 
强 。 采 用 该 法 富 集 高 纯 金 属 和 化 合 物 
中 10 “级 或 低 于 10“ 级 杂质 时 ， 车 
选择 适宜 的 整合 剂 可 使 回收 率 在 
5 多 以 上 ， 宣 和 集 倍数 可 达 10 ~ 10", 
该 法 通常 用 于 痕 量 元 率 的 分 元 语 集 ， 
也 被 广泛 用 于 糖 及 -一些 有 机 物 的 脱 
色 、 水 及 空气 的 净化 、 三 废 处 理 、 洲 
剂 回收 、 气体 的 分 离 以 及 作为 催化 剂 
或 催化 剂 载体 等 。 

活性 握 化 铝 activated aluminium 
oxide 经 化 学 处 理 后 其 表面 存在 
大 其 活 姓 羟基 的 氧化 锡 微 粒 。 它 可 用 
作 吸 山 色 谱 和 离子 色谱 的 固定 相 。 

活性 中 心 active center 对 于 液 相 
色谱 固定 相 而 言 ， 国 定 相 表面 直接 与 
湾 质 分 子 产生 相互 作用 的 活性 基 团 或 
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吸附 点 。 其 会 义 与 活 竹 部 位 近似 。 
ACHE spark spectrum 用 火花 
Fee HB HE A Be et BP SHE 
谱 。 由 下 列 丙 部 分 组 成 ， (1) 电极 
及 其 载 带 物 质 的 离 了 于 和 原子 谱 线 ， 
(2) ATE 了 复合 时 所 辐射 的 连续 
光谱 ， 成 为 光谱 的 背景 。 火 花 光 谱 的 
特点 是 因为 火花 光源 的 激发 温度 比较 
高 ， 所 以 -- 般 元 素 在 火花 光谱 中 出 现 
太 量 的 离子 谱 线 ,影响 火花 光谱 中 待 
HAHA RIE ARES, mh 
容 、 FARR. BETS, A eh AL 
A, DHARMA. kM ER 
用 于 金融 和 合金 的 定量 分 析 。 

火花 光源 spark source 光谱 分 析 


中 常用 的 激发 光源 。 火 花 是 由 于 用 商 | 


He (10000 ~40000V ) 的 交流 电 向 电 
容器 充电 ,积善 能 量 ， 然 后 很 快 放电 
而 产生 。 调 节 放 电线 路 中 的 电容 量 和 
电感 量 ， 可 以 改变 放电 的 特性 ， 从 而 
影响 发 射 光谱 的 谱 线 强度 。 火 花 故 电 
是 一 系列 振东 放电， 在 击 低 分 析 间 栈 
或 辅助 间 降 的 瞬间 具有 相当 高 的 瞬间 
电流 ， 每 … 次 放电 依靠 商 压 自行 击 
穿 ， 当 疝 隙 电压 不 足以 保持 放电 时 ， 
EK. ATOR ARE: 《1) HFA 
电 有 瞬间 电流 密度 大 ,激发 温度 高 
(一 般 为 7000 ~ 10000K) , A A] H 
RGRA BRT IR A TE 
线 ; (2) BRE, Be Bie 
ARS tA AB; (3) REA 
发 速度 低 ， 检 测 限 不 如 电弧 低 ; (4) 
放电 稳定 ， 分 析 精 密度 好 。 

RR spark line 在 原子 发 射 光 
谱 中 ， 当 采用 激发 能 量 较 高 的 火花 作 


1 光源 时 ， 所 产生 的 离子 线 较 多 ， 故 此 


离子 线 也 称 为 火花 缓 。 

火花 天 杂质 分 析 impurity analysis 
by spark source AGE SES PR 
重 杂 质 的 一 种 方法 。 高 频 火 花 电 高 源 
呆 分 析 多 种 导体 、 半 导体 和 绝缘 体 材 
料 ， 对 所 有 的 元 素 有 大 致 相同 的 电离 
效率 ， 可 实现 多 元 素 同时 检测 BR 
铁 度 高 ， 因 此 非常 适合 微量 杂质 的 定 
Hat. GEE PM oc RAS ERR, 
WE AGRE, BLADDER SE A aR 
相对 灵敏 度 系数 ， 进 行 计 算得 到 各 杂 
质 元 素 合 量 的 定量 结果 ， 

KÆRE spark source mass 
specirometer; SSMS 一 神 以 射频 火 
从 源 为 离子 源 的 早期 无 机 质谱 仪 。 样 
品 电极 在 高 频 高 电压 下 ， 打 火 故 电 产 
生 离 子 。 出 于 火花 放电 产生 的 离子 较 
多 ， 并 且 离 于 运动 的 能 最 和 方向 也 比 
RAR. ATP, BT 
7A FEL He 2 A RE Sy BR Be 5p AF BBE SBS 
不 同 质量 的 离子 。 这 种 仪器 的 灵敏 度 
很 高 ， 常 用 于 半导体 材料 和 高 纯 金 属 
的 纯度 分 析 。 在 环境 污染 物 的 调 定 方 
面 也 有 -- 定 应 用 。 

ARSE fire assay ”一 种 利用 焙 
融 过 程 选择 性 富 集 痕 量 无 机 元 素 的 方 
法 。 例 如 ， 为 测定 矿石 中 的 银 、 金 和 
铀 等 人 贵金属， 将 样品 ， 氧 化 铅 {或 
氧化 铜 ) ， 助 熔剂 和 还 原 剂 的 混合 物 
FEAL AMRAH, a 
‘CEG Pe AE CR) E, 
ATP ACAD Dy BR Ae RRR BA, 
HRA, SHS BOG (或 铜 ) 
RUG RSet, BREE 
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《或 钢 ) 后 可 测定 贵金属 。 

KAM flame background yk 
粮 李 身 发 射 、 吸 收 、 散 射 辐射 产生 的 
背景 ， 和 包括 火焰 发 射 产生 的 背景 。 在 
原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 采 用 调制 辐射 
光源 的 方法 消除 火炮 直流 发 射 的 影 
M: 火焰 及 其 燃烧 产物 (如 CH, 
OH, C, 等 ) 对 人 射 辐射 吸收 产生 的 
宽带 背景 ,火炉 在 <250nm 短波 区 有 
FA AR, OH 在 309 ~ 3300m, 
CH 在 387 ~ 410nm, C, 在 309 ~ 
330nm 有 吸收 带 ; 火焰 木 完全 的 烧 产 
生 的 微粒 对 辐射 的 散射 ， 使 入 射 辐射 
偏离 正常 光路 ， 检 测 凯 检测 到 的 光 强 
Mb, 3E ERR”. MEER 
KAR EHTE, RARER 
方法 消除 其 影响 。 

AOA AES HE transmissibility of 
OA EY a te, E 
<2z20nm 的 短波 里 外 区 ， 烃 类 火焰 有 
较 强 的 吸收 ， 氮 火焰 比 烃 火焰 有 更 好 
的 透射 性 能 。 火 焰 对 辐射 的 吸收 直接 
限制 了 它 的 所 应 用 的 该 长 范 畦 。 特 别 
是 在 测定 分 析 波 长 位 于 < 220nm 区 域 
HJ As, Se, Hg, Ph, Zn “itt, 
要 考虑 火焰 吸收 对 测定 的 影响 。 

K E E BE WE flame emission 
spectrum 用 火焰 作为 激发 光源 时 得 
AMAR RAIN, GATS iKm 
助燃 气体 如 CO. OH, CH 等 燃烧 时 
产生 的 分 子 光 谱 ， 洲 剂 如 H:0 等 在 
火焰 中 产生 的 分 子 光 谱 ， 浪 质 如 素 ， 
Na 在 火焰 中 产生 的 原子 光谱 和 游 质 
在 火焰 中 产生 的 分 子 光 谱 ， 如 NaCl, 
CaO 等 。 前 两 种 统称 为 焰 背 景 ， 后 两 


flame 


MATED ST. KERRAEN 
温度 下 较 低 ， 对 共振 线 的 激发 电位 低 
MILK WK. Na, Ca SHMEBH 
AF); 光谱 较 简单 ， 几 乎 现 察 不 到 离 
子 谱 线 ， 但 存在 分 子 谱 带 。 影 响 火 焰 
光谱 中 待 测 元 素 谱 线 强度 的 因素 有 : 
(1) HRE a RE AA a ok A 
未 的 粒度 ; (2) 待 测 元 这 化 合 物 的 
挥发 性 ，(3) 化 合 物 分 子 的 离 解 礁 


| 易 ; (4) 谱 线 激发 电位 的 高 低 ; (5) 
| 试 样 的 总 成 分 ; 


(6) APRA 
化 学 反应 。 火 焰 发 射 光谱 主要 用 于 对 
Mei RES RIOR, AM 
火焰 能 测定 的 元 紊 更 多 。 

AEE lame spectrophotome- 
ty 以 火焰 为 光源 进行 试 样 燕 发 、 
RTCA ERENT 
射 光 谱 法 。 火 焰 激 发 光源 的 温度 较 
低 ， 只 能 注 发 大 金 属 和 碱土 金属 的 -- 
RR RR, Ad, CES 
用 来 测定 碱 念 属 和 碱土 金属 ， 使 用 高 
MAM. WER SRR. CH 
优点 是 光 详 简单 ， 测 定 的 精密 度 好 ， 
仪器 设备 简单 ， 操 作 方便 ,分析 速 度 
快 。 火 焰 光 度 法 被 广 花 地 应 用 于 临 
床 、 矿 物 、 化 工 、 农业 等 领域 中 ， 主 
ZANE. ARERR 
土 金 属 等 。 

KIBA t flame photometer 研 
RAE ABR SME, HF 
化 器 、 燃 烧 器 、 光 学 系统 、 检 测 器 和 
显示 系统 构成 。 简 单 的 专用 火焰 光度 
计 常 使 用 滤 光 片 。 主 要 用 于 矿 金属 和 
碱土 金属 的 测定 。 

火炮 光度 检测 器 lame photometric 
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detector; FPD EHAR., AMAL 
合 物 有 高 选择 性 和 高 灵敏 度 的 一 种 气 
相 色 谱 检 测 器 ,其 工作 原理 是 : 当 样 
ee A ST, REA ELIE 
合 物 主要 是 以 HPO 碎片 的 形式 发 射 
出 被 长 为 526nm PRIE IG. FF GE th 
合 物 主要 是 以 5, 分 子 形 式 发 射出 波 
长 为 394nm 的 特征 光 。 这 种 特征 光 
通过 滤 光 片 选择 后 ， 由 光电 倍增 管 接 
收 ， 转 换 成 电信 号 ， 经 微 电 流 放大 器 
放大 后 记录 下 来 。 拓 焰 光 度 检 测 器 是 
PTE RA, SPSL. RLS 
Pie MR Se A oe 1 万 局， 
PACER T A HEE eA fe SE 
SOHTH. RAR FR Pi 
ite $ia., HAS eT 
107 ge, KG He BE Ae BR aE a RE 
H. St LiL i ik 10, t 
含 硫化 合 物 不 是 线性 关系 而 是 对 数 关 
A. BM MR BL BR 
HA 10° 。 

ASAI flame photosource AKG 
是 最 早 用 发 射 光 谱 分 析 的 一 种 光源 。 
与 其 他 光源 相 比 ， 火 焰 光 池 的 优点 是 
仪器 简单 、 谱 线 少 、 稳 定性 好 ， 其 缺 
AIR BME. GRAAL PTT 
有 限 。 

火焰 燃烧 速度 flame buming ve- 
locity HR ADDR, A AL EK 
AGE SE BA a as 
SPHERE. CRLF KEHEE 
HES, BOE T ASH RE HE 
ARABS te, AARS- 
焰 的 燃烧 速度 为 1S5&cm，s .氧化 亚 
A-< RA A Re Oe 


1600m > s7'. HARTER REARS 


使 用 , 可燃 混合 气 的 供 气 速度 要 等 于 
或 稍 大 于 燃烧 速度 , 供 气 速度 过 小 ,会 
产生 回 火 : 供 气 速度 过 大 ,会 使 火焰 颇 
BRAS , 变 得 不 稳定 BSR A. 

KBAT flame atomization 以 
化 学 火焰 为 热源 使 试 样 转变 为 自由 上 原 
子 蒸汽 的 过 程 。 常 用 的 火焰 是 空气 - 
乙 抉 火焰 ,近年 来 .氧化 亚 氮 - 乙 抉 火 
焰 也 获得 较 多 的 应 用 。. BAZ 
焰 的 温度 可 以 达到 2500K , Si EM- 
乙 抉 火焰 的 温 麻 可 以 达到 2990K ,可 
以 使 约 70 种 元 素 原 子 化 。 化 学 火焰 
燃烧 稳定 ,背景 噪声 较 低 ,操作 方便 ， 
使 用 安全 ,广泛 地 用 于 火焰 光度 分 析 
和 康子 吸收 光谱 分 析 中 。 

炎 焰 原子 吸收 光谱 法 flame atomic 
absorption spectroscopy 以 化 学 火焰 
为 原子 化 器 的 原子 吸收 光谱 分 析 法 ， 
是 1955 年 由 A. Walsh, C. T. J. Alke- 
made 和 J. M. W. Milatz 分 别 独立 地 提 
Ho ARE A. Walsh 对 发 展 原子 吸 
收 光 谱 所 做 出 的 杰出 贡献 ，1991 年 
TERE RP ARB FS 27 届 国 际 光 
谱 学 大 会 (CS) 上 授予 他 第 一 局 
CSI 奖 。1965 Œ J. B. Willis 将 氢化 亚 
M-L KESAR TRAR R H, 
使 可 测定 的 元 察 达 到 近 70 种 之 多 。 
作为 一 种 分 析 测 斌 方法， 火焰 原子 吸 
收 光谱 分 析 已 日 至 完善 。 该 法 的 优点 
是 ,灵敏 度 高 ， 选 择 性 好 ， 抗 干扰 能 
力 强 ， 应 用 范围 广 ， 设 备 简单 ， 操 作 
方便 。 不 足 之 处 是 。 每 一 种 元 束 都 需 
BEAR OREM AGRA, RAGE 
TERME. 
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BRP probable eror 在 一 组 
测量 值 中 ， 大 于 和 小 于 或 然 误差 的 测 
量 值 各 占 总 测定 值 数目 前 一 半 ， 记 为 
A, RMR A 与 标准 偏差 5 的 关系 
Jz A =0. 67455, 

BRESAB RW Holtzmark bros- 
dening NAKHLRER. PICK 
RAST A] ES RE FE. s| 
ER BE SP AL TERE RE. 但 


红 移 。 在 通常 光谱 分 析 条 件 下 。 分 析 


原子 浓度 都 很 低 ， 共 振 变 宽 的 谱 线 宽 | 


BE Ay, ~10 ‘am, RE, Jb oe te gee 
应 可 以 忽略 不 计 ; 

霍乱 红 试 验 ”cholcra red teat ”用 来 
BS SZ ALG PA BOSS {bl An BR A - .种 试 
验 。 将 未 知 细菌 在 售 0 1% KNO, 或 
NaNO, 4A HK PAE KG, 在 培养 
Pht 1 ~2 滴 流 硫酸 ， 形 成 红色 亚 
硝 基 喇 嗓 的 ， 则 是 阳性 反应 。 


J 


HR rotation pump 是 真空 泵 
的 一 种 ， 主 要 利用 旋转 压缩 的 方法 ， 
通过 真空 窒 油 把 残余 气体 从 真空 部 分 


| RAR BLA PA. FRESE Ee 
不 引起 谱 线 的 非 对 称 化 和 分 布 极 大 的 


低 ，- 般 用 来 获得 10 Pa 的 低 真空 。 
是 号 前 使 用 最 广 证 的 一 种 低 真空 设 
备 。 但 由 于 使 用 油 介质 . 使 得 真空 系 
cf Be 


积分 器 integrator 指 能 将 对 应 士 


; 时 间 的 检测 信和 叶 ， 即 能 对 色谱 峰 的 峰 


面积 进行 积分 的 装置 ， 有 自动 和 手动 
两 种 类 型 。 

积分 吸收 系数 integrated absorp- 
tion coefficient 在原 于 吸收 光谱 谱 继 
轮廓 内 对 各 种 频率 辖 射 吸收 系数 的 总 
和 称 为 积分 吸收 系数 。 


2 
È =Œ fN 
fiw = Ey, 


A, 上 是 对 频率 为 > NR 
收 系 数 ; 是 电子 电荷 ; m 是 电子 质 
Bic 是 光速 ; 天 是 吸收 振子 强度 ， 
定义 为 每 个 原子 能 吸收 特征 辐射 的 平 
均 电子 数 ， 蚌 由 哮 迁 短 所 得 到 的 吸收 
强度 的 理论 量 诬 ; N 为 吸收 光 程 上 上 单 
位 体积 内 能 吸收 频率 为 » 特征 辐射 的 
原子 数目 。 积 分 吸收 系数 与 原子 数目 
成 正比 ， 是 原子 吸收 光谱 法 定量 分 析 
的 基础 。1955 年 澳大利亚 科学 家 瓦 
RAT CA. Walsh) 从 理论 上 证 明 ， 在 
ME AA PRT ROR 
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的 条 件 下 ， 吸 收 光 谱 的 谱 线 轮廓 主要 
RRS THe hh See eR, A 


分 吸收 系数 fk dv 与 峰值 吸收 系数 而 


原子 数 自 久之 辣 的 基本 关系 式 
2 In ime y. 
UN m me" 
AF, Ar 是 多 普 勤 宽度 。 当 使 用 锐 
线 光 源 时 ， 可 容易 地 测 得 峰值 吸收 系 
数 。 瓦 尔 西 的 开创 性 工作 为 原子 吸收 


光谱 发 展 成 为 实用 的 痕 量 元 素 分 析 方 | 


法 做 出 了 巨大 的 贡献 ， 被 国际 上 公认 
为 原子 吸收 光谱 分 析 的 葛 基 人 。 
积分 型 检测 器 integrating detector 
可 连续 地 调 定 色谱 柱 后 流出 物 总 量 的 
一 类 检测 器 ， 它 显示 的 是 某 一 物理 量 
随时 间 变 化 的 累 和 加， 因此， 所 得 的 色 
谱 图 为 一 台阶 昏 曲线 。 例 如 在 体积 色 
谱 法 分 析 中 ， 对 各 被 分 离 组 分 体积 的 
累加 检测 就 局 于 此 种 类 型 。 

基本 单纯 形 法 basic simplex meth- 
od; BSM 一 种 动态 的 试验 优化 方 
法 。1962 年 由 W. Spendley 所 出。 所 
谓 单纯 形 ， 基 多 维 空间 中 的 一 种 凸 图 
形 ， 它 的 顶点 数 比 维 数 包 I, MAHA 
组 成 的 单纯 形 是 一 个 三 角形 ， 三 因素 
组 成 的 单纯 形 是 -个 四 面体 , r 个 因 
紊 组 成 的 单纯 形 是 一 个 由 n+1 顶点 
村 成 的 超 多 面体 。 在 优化 实验 中 ， 每 
一 个 顶点 代表 -个 试验 点 。 按 照 每 个 
试验 点 所 确定 的 试验 条 件 进行 实验 ， 
以 试验 效果 最 差 的 试验 点 (顶点) 
为 反射 基点 ， 依 据 图 形 对 称 性 原理 沿 
该 点 与 单纯 形 的 形 心 点 的 连 线 方 向 作 


等 距离 (AES) 的 反射 , 得 到 
新 的 试验 点 。 以 留 下 的 试验 点 与 新 的 
试验 点 组 成 新 的 单纯 形 ,再 在 新 试验 


S | 点 进行 实验 .同样 地 ,再 以 试验 效果 最 
SUE. Sih PRR ARR k 与 


差 的 试验 点 ( 顶点) 为 反射 基点 , 沿 该 


| 点 与 新 单纯 形 的 形 心 点 的 连 线 方向 作 


等 趾 离 (国定 步 长 ) 的 反射 ,又 得 到 一 
个 新 的 试验 点 ,组 成 新 的 单纯 形 。 依 
此 类 推 ,不 断 地 推移 单纯 形 , 直 到 上 所 得 
到 的 效果 量 好 与 效果 最 不 好 的 试验 指 
标 值 的 差 值 小 于 实验 误差 或 事先 规定 
的 允许 差 为 止 ,单纯 形 停止 推移 。 最 


i 后 获得 最 佳 的 试验 条 件 . 如 图 。 


a 如 十 可 ”他 [十 万 


因素 1 


基础 标准 ”basice standard 具有 广 
泛 的 普及 范围 或 包含 一 个 特定 领域 的 
通用 规定 的 标准 。 它 在 一 定 范围 内 作 
为 其 他 标准 的 基础 而 莹 遍 使 用 .是 制 
订 其 他 标准 的 依据 。 如 计量 单位 、 技 
RARE ,图 形 符号 .文件 形式 等 标准 。 

基 启 电解 质 bae electrolyte X 
称 底 液 。 是 指 除 支持 电解 质 之 外 ， 还 
含有 pH 组 冲剂、 整合 剂 等 的 电解 质 
溶液 ， 该 溶液 在 所 研究 的 电位 范围 内 
是 非 电 活性 的 。 

Me base peak 在 质谱 图 中 的 质 
基 范 围 内 ,强度 最 大 的 离子 峰 称 基 
峰 。 和 如 果 谱 图 的 缴 坐 标 用 相对 强 讶 表 
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示 ， 则 基 峰 的 相对 强度 为 100 和 ,其 | 峰 ， 其 激发 光谱 与 单 体 的 激发 光谱 不 


他 离子 峰 的 和 经度 以 相对 百分数 表示 。 
基 流 background current or hase 


current 在 气相 色谱 中 纯 载 气 通过 检 | 
MRR TPA AS. AMARME | 
号 主要 是 来 源 于 载 气 中 的 微量 杂质 。 ， 


在 电子 俘获 检测 器 中 ， 载 气 电 离 后 形 
成 的 起 始 电流 也 称 为 某 流 。 人 参见 电子 
俘获 检测 嚣 条。 

Mi fundamental frequency 
band 在 红外 光谱 中 由 基态 跃迁 到 第 
一 振动 激发 态 所 产生 的 吸收 谱 带 。 基 
频 上 吸收 一 般 在 4000cm-! 与 200cm 
之 间 。 


霍 恋 ”ground state 所 有 电子 都 处 | 


在 其 研 能 能 级 中 的 最 低能 级 的 原子 状 
态 。 处 于 基态 的 产子 是 最 稳定 的 ， 电 
子 吸 收 能 量 被 激发 到 较 高 能 级 ， 形 成 
激发 态 。 在 正常 的 温度 下 ， 一 -部 分 原 
FRET RAS, HAAN hi 
HFREX FARE. 
Ki E, 
N, = sexp[ - 荫 ) 

At, M RAFTERS LOE: 
g A & 分 别 是 激发 态 和 基态 的 统计 
RE; E, 是 激发 态 能 量 ; 是 波 耳 兹 
BPR; 7 是 光源 温度 。 

EGRE dimer 两 个 同 种 分 
子 在 浓度 升 高 或 在 特定 介质 中 因 客 体 
分 子 诱导 结合 形成 的 复合 物 。 在 发 光 
分 析 中 ，dimer HRA RR. we 
Mea Ps) Fi AR RT 
间作 用 力 形成 的 2 分 子 简单 会 合体 。 
区 分 子 的 基态 二 票 体 的 藻 光 发 射 光谱 
在 470nm 前 后 星 现 无 结构 特征 的 宽 


能 重 亚 。 利 用 二 聚 体 与 单 体 分 子 发 光 
强度 之 比 进行 分 析 的 方法 称 为 比率 法 
{ratiometric detection), He FI) JR H ig 
测定 的 常规 方法 测定 的 精密 度 要 高 。 

基体 matrix NBR. Bi 


| 中 除 被 测 元 素 ( 组 分 ) 之 外 的 其 他 上 束 


个 组 分 。 基 体 对 被 测 元 素 的 行为 有 时 
有 重 上 要 影响 ,为 销 除 基 体 的 影响 , 常 采 
用 标准 加 入 法 分 析 被 测 元 素 。 当 采用 
标准 曲线 法 分 析 被 测 元 率 时 ,需要 在 
标准 样品 (溶液 ) 系列 中 匹配 与 被 分 
Brick FH By A Se BU Ok wk OE 
要 组 分 。 

Ska AHR matrix reference 
material 其 基体 和 被 测 样品 的 基体 
相同 的 标准 物质 。 头 多 数 标准 物质 都 
属于 这 一 类 ， 用 这 种 标准 物质 校准 测 
量 器 具 、 评 价 测量 方法 或 确定 物料 特 
性 量 征 ， 可 以 获得 最 佳 的 效果 。 参 见 
标准 物质 条 。 

基体 改进 matrix modification 在 


| 进行 石 亚 炉 原 子 吸收 光谱 分 析 时 ， 在 


复杂 试 样 中 加 入 某 种 物质 使 基体 转化 
为 易 挥发 的 化 学 形态 或 将 待 测 元 来 转 
化 为 更 加 稳定 化 学 形态 的 操 必 技术 。 
1973 年 埃 伙 格 (R. D. Ediger) 等 首 
先 使 帮 确 酸 链 作 为 基体 改进 剂 来 降低 
RAE RANT, MER 
(沸点 LIT) ESAE AARE 
E, Kikit, TP A OMR 
和 在 灰 化 阶段 于 < 500 和 被 除去 。 基 体 
改进 的 作用 在 于 ， (1) 分 析 笔 与 基 
体 改进 剂 作 用 生成 高 熔点 盐 、 氧 化 
Ww. ERREA., RRS orate 
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发 性 ， 以 便 使 用 更 高 的 灰 化 温度 除去 | 
| 溶液 ， 可 以 消除 基体 对 样品 雾 化 进 样 
i 效率 、 气 溶胶 粒度 分 布 、 燕 发 和 原子 


基体 ; (2) 增加 基体 的 挥发 性 ， 以 
促使 基体 在 分 析 物 原 了 化 之 前 除去 ， 
降低 背景 吸收 ; 
析 物 生成 难 熔化 合 物 、 降 低 记 忆 效 
应 ; (4) 形成 强 还原 性 环境 ， 改善 
原子 化 过 程 ; (5) 改善 基体 的 物理 
特性 ,阻止 分 析 元 素 被 基体 包 藏 ， 减 
少 县 相 和 气相 干扰 。 

MAE) matrix modifier 在 进 


行 五 墨 炉 原 子 吸收 光谱 分 析 时 ， 加 入 | 


到 复杂 试 样 中 借以 改善 基体 与 被 测 元 
素 物 理化 学 特性 和 行为 的 物质 。 它 分 
Ay 《1) 无 机 基体 改进 闲 ， 常 用 者 
ATR, RMA. B.S, 


WEEE aS | 
| 量 分 析 误差 的 重要 原因 。 


广泛 的 应 用 ; (2) 有 机 基体 改进 剂 ， 
AA APH LM. EDTA. WAR. 
柠 机 酸 等 。 (3) 双 基 体 改 进 剂 ,将 
无 机 和 有 机 基体 改 进 剂 相互 组 合 起 来 
使 用 w + TOR th MB). 
[Pd(NO,), + Triton X-100] 组 合 为 
FPR HE ALE AA; (4) 活性 气体 
HEA, KASAM. 

基体 校正 matrix correction 考虑 
影响 XX 射线 强度 与 基体 成 分 之 间 关 
ROS WAR. HX 射线 强度 换算 
成 浓 麻 而 做 的 一 种 校正 。 它 包 舍 原子 
序数 校正 2， 吸 收 校正 A 和 荣光 校正 
F， 因 此 简称 为 ZAF 校正 。 

基体 匹配 matrix matching ”在原 
子 光 谱 分 析 中 ， 为 消除 基体 效应 ， 往 


Pere CAR) 系列 中 加 入 与 被 | 


分 析 试 样 中 所 含 等 量 的 基体 或 主要 组 
分 的 操作 。 如 在 火 燃 原 子 吸收 光谱 分 


(3) 阻止 或 避免 分 | 


上 eats ERE E BD RR A a; 


析 中 ， 配 制 基 体 匹 配 的 标准 系列 样品 


化 过 程 的 影响 。 基 体 匹 配 是 消除 基体 
干扰 的 有 效 方 法 之 一 。 
基体 吸收 与 增强 效应 
sorption and enhancement effects X FY 
BIE HE 3) TP — BEAR BUH o 
主要 包括 : (1) 原 级 X 射线 进 人 样 
(2) 待 测 元 
素 发 射 的 荧 兴 谱 线 受 样品 的 吸收 和 待 
测 元 素 受 样品 中 其 他 元 率 发 射 的 次 级 
X 射线 的 激发 ; (3) 第 三 级 的 激发 
效应 。 以 上 各 级 吸收 和 激发 效应 ,都 


matrix ab- 


| 会 随 着 样品 基体 化 学 组 成 的 差异 而 发 


生变 化 ， 是 造成 X 射线 荣光 光谱 定 


MRM matrix effects WERS 
基本 化 学 组 成 和 物理 化 学 状态 的 变 
化 ， 对 待 测 元 紊 定量 分 析 结 果 所 造成 
AEH. BAAR My Fe AE 


| 的 燕 发 特性 ， 抑 素 分 子 的 不 完全 解 离 


或 已 原子 化 的 原子 重新 复合 ， 导 致 被 
McK THAR RR, E 
大 量 基 体 分 子 存 在 造成 的 散射 及 对 分 
析 谱 线 的 吸收 等 影响 。 例 如 ; E xX 
射线 莹 光 光 谱 法 中 ,样品 基本 化 学 组 
成 的 差异 将 引起 对 原 级 和 次 级 所 射 
线 的 吸收 与 增强 效应 的 不 同 而 影响 分 
析 谱 线 的 强度 。 而 样品 的 物理 化 学 状 
态 ， 划 包括 固体 粉末 的 粒度 、 样 品 表 
再 的 光洁 度 或 粗 糖度、 样 妮 前 均匀 性 
以 及 元 率 在 样品 中 存在 的 化 学 状态 等 
对 分 析 谱 线 强度 的 影响 。 所 以 ， 基 体 
效应 在 X 射线 荧光 光谱 法 中 是 造 起 
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JOR EAN EATR AEE 
因 之 一 - 

AMR group frequency 具有 
FATA SE BA AE SET OPE EE 
AERE YY HS DE i E Fe EB A 
谱 带 ， 此 吸收 谱 带 的 频率 称 为 基 团 灶 
率 。 基 团 频 率 主要 由 其 原子 的 质 其 及 
原子 间 的 力 常数 所 决定 ， 但 分 子 内 部 
晨 构 和 外 部 环境 的 改变 都 会 使 其 频率 
REEE. ACER HB. m 
具有 一 定 频率 范围 。 它 是 用 来 进行 定 
性 分 析 与 确定 分 子 结 构 的 依据 。 人 们 
已 汇总 并 绘制 出 各 种 基 团 的 频率 表 ， 
随时 可 供 参 考 。 和 参见 官能 团 区 茶 。 

HR baseline 在 色 谐 分 析 中 ， 
当 只 有 流动 相通 过 而 没有 样品 通过 检 
测 器 时 ， 记 录 折 得 到 的 检测 信号 随时 
加 变化 的 曲线 ， 正 常情 况 下 上 庶 为 一 条 
HER. SLEEK., 


{A} 


基线 法 baseline method 为 了 消 
除 两 个 吸收 池 的 不 匹配 、 杂 散光 引起 
的 背景 吸收 所 产生 的 误差 和 相 邻 吸收 
HPS MOTE, LR Be 
强度 ， 简 化 定 基 分 析 中 的 计算 手续 ， 
可 以 采用 基线 法 来 扣除 该 分 析 峰 不 存 


i 在 时 的 背景 吸收 线 ， 用 以 代替 记录 线 


上 的 100% 透 过 率 线 。 加 下 图 所 示 ， 
基线 画 法 主要 有 站 种 。 (A) 为 正常 
理想 的 谱 峰 ， 背 最 为 站 = 100% HEH 
h: (B) 分 析 峰 不 受 其 他 峰 于 扰 时 ， 
背景 基线 为 1; CC) 分 析 嫌 受到 附近 
峰 干 拢 时 ， 可 用 半点 水 平 基线 2,， 也 
可 用 3 线 作为 基线 ; (D) 分 析 峰 与 
主 硕 峰 紧 挨 在 一 起 ， 若 浓度 改变 ， 干 
挑 峰 的 峰 肩 位 置 变 化 不 太太 时 ， 可 用 


| 4 线 或 5 REIES, ARAR- 


种 基线 合适 ， 需 根据 实际 测 得 的 结果 
和 画 出 的 定 基 曲线 来 判断 。 


ic) iD) 


基线 法 


基线 校正 baseline correction 从 
谱 中 扣除 所 得 的 校正 基线 函数 ， 得 到 


ao 


以 频率 为 变量 的 吸收 强度 值 组 成 。 实 
WEDE (W) 谱 图 由 于 样品 颗粒 的 


BAR PO. OE | 散射 、 载 样 窗 片 不 平整 、 仪 器 的 局 限 


Ch) BAB CRS ik, Mi RB 


TERA Ae AS AR TER 
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HERAA., eR. ALA 
谱 仪 所 握 供 的 基线 校正 软件 可 对 谱 图 
进行 水 平 、 斜 订 和 弯曲 校正 。 它 是 通 
过 一 些 数学 方法 进行 的 。 可 以 设 定 直 
流 偏 赤 和 斜率 两 个 参数 ,构造 一 个 线 
性 基线 校正 范 数 。 如 根据 下 述 方程 可 
以 校正 每 个 频率 处 的 基线 : (wv) = 
Yfir} =- {T+C p), ÈP, Yir) 
库 图 中 频率 r Akap E 
BE) fas YC.) SRNR 
坐标 值 ; TERREA RMAN 
REH: CB SRR SRA 
数值 。 如 果 整 个 光谱 只 需 合 水 平 校 
E., 则 C=D.、 了 为 常数 ; 如 果 只 做 
RMS, WM 了 =0、C 为 常数 ; 
如 果 同 时 微 水 平 与 屈 斜 校正 ， 则 了 与 
C 均 不 为 0; 如 果 这 部 分 光谱 呈 弯 曲 
状 ， 则 可 通过 逐步 政变 了 、C 数值 达 
到 校正 的 目的 。 此 外 也 有 采用 多 项 式 
ERREDH, WARS kek 
次 一 一 拟 合 连续 四 个 点 的 基线 ， 直 至 
遍及 整个 所 选区 城 上 的 基线 为 止 。 

MNE baseline width 自 色谱 
峰 两 俩 的 拐点 作 切 钱 ， 与 基线 相交 的 
两 点 之 闻 的 距离 ， 雇 外 表示 。 它 与 
标准 偏差 的 关系 为 外 = 4o。 参 见 标 
EMER; 参见 保留 时 间 条 。 

HA gene 指 DNA AFH, E 
有 一 定 长 度 ， 能 编码 一 条 老 肘 链 ， 严 
格 说 ， 一 个 基因 包括 4 PRR: (1) 
AUS (leader) ， 位 于 编码 区 的 前 
商 ， 相 当 于 mRNA 起 始 密码 了 端的 


SAVERS; (2) ÆRE (trailer), | 


位 于 编码 区 之 后 ; (3) AAF (M 
插入 序列 )， 位 于 编码 序列 之 间 ; 


(4) 外 显 子 《 即 编码 序列 ) AE 
WARE. 人 类 基因 组 约 舍 10 万 个 这 
类 基因 ， 其 平均 长 度 为 IKb 左右 。 
在 高 等 真 核 生物 中 ， 除 编码 多 肤 链 的 
基因 外 ,还 存在 其 他 两 类 主要 的 基 


| i: 编码 核糖 体 RNA ORNA) 基因 


和 编码 转移 RNA (tRNA) 基因 。 这 
两 种 RNA 在 蛋白 质 生 物 合成 中 起 重 
要 作用 。 

基因 操作 技术 gene manipulation 
techniques {RASA 
荐 与 拼接 ， 或 将 一 特定 基因 片段 从 一 
个 物种 转移 至 其 他 物种 中 ， 或 人 工 合 
成 基因 并 将 其 转移 至 一 特定 细胞 中 去 
的 所 有 操作 技术 。 外 源 DNA 必须 整 
合 到 宿主 基因 组 中 才能 复制 和 遗传 下 
£E, SURSE. WAR, 
如 质粒 、 噬 菌 体 和 病毒 等 都 共有 复制 
起 始点 ， 本 身 就 是 一 个 复制 子 ， 将 外 
次 性 基因 播 信 载体. 可 在 宿主 细胞 内 
复制 。 外 法 基因 片段 与 载体 重组 的 方 
法 主要 有 3 种 : (1) MARE 
法 ， 用 限制 性 内 切 醇 将 外 源 基因 和 和 载 
体 切 葫 成 有 具有 互补 序列 的 昔 性 末端， 
AHARIA DNA 连接 酶 修复 和 封 
闭 相 邻 核 苷 酸 间 的 单 链 缺 口 ， 形 成 完 
整 的 双 链 ; (2) 人 工 接头 平头 连接 
法 ， 将 黏 性 末端 补 平 或 前 平 ， 或 直接 
利用 某 些 眼 制 性 内 切 酶 撒 成 的 平头 末 
Mi, 在 TDNA 连接 酶 的 作用 下 连接 
RRB, FRAMERS AB 
中 无 合适 的 酶 切 点 而 需要 在 平头 末端 
加 上 大 工 接 头 ; (3) ARHREE 
接 法 ， 即 采用 互补 同 聚 物 序列 退火 ， 
BHAI dA 序列 加 到 一 种 DNA 片段 的 
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3 末端， 同时 将 低 计 df 序列 阻 断 另 
一 种 DNA 分 了 的 3‘ 未 端 ， 和 将 这 两 种 
分 于 退火 连接 形成 混合 的 二 秦 环 
状 分 子 。 

基因 上 库 gene pol —}P HHRMA 
的 生物 群体 中 各 成 员 所 具有 的 全 部 遗 
传 信 息 。 一 个 完整 的 基因 库 应 是 一 特 
定 物 种 所 具有 的 中 传 信息 的 全 部 含量 
成 全 部 基因 的 总 和 。 为 了 维持 物种 的 
HE., ERRE T He 
物质 在 自然 条 件 下 只 能 在 该 物种 内 相 
互 作用 ， 维 持 和 进化 发 展 。 

基因 诊断 gene diagnosis RAL 
断 局 于 全 新 内 容 、 全 新 技术 和 全 新 概 
念 的 临床 诊断 方法 ， 是 近年 来 分 子 生 
物 学 和 分 子 遗 传 学 技术 爱 展 的 成 果 。 
传统 的 疾病 诊断 方法 有 3 种 : 临床 学 
诊断 、 血 清 学 诊断 和 和 后 化 学 诊断 。 这 
些 诊断 方法 都 是 以 疾病 的 表 直 改变 为 
KH. AEA, RAKES 
情况 下 不 是 特异 的 ， 出 现 的 时 间 往 往 
较 晚 ， 因 地 易 延 误诊 断 。 随 着 基因 知 
识 的 迅速 增加 ， 信 们 明白 基因 作为 生 
命 的 物质 基础 ， 其 缚 构 与 功能 的 改变 
会 导致 表 型 改变 ， 因 而 直接 探查 基因 
的 看 在 状态 有 可 能 对 疾病 作为 诊断 ， 
这 种 在 基因 水 平 上 对 疾病 进行 诊断 称 
为 基因 诊断 、DNA 诊断 或 基因 探 针 
技术 。1978 年 ， 美 国 科 学 家 首次 采 
用 羊水 细胞 对 胎儿 进行 血红 蛋白 病 的 
产 前 基因 诊断 ， 获 得 了 成 功 。 基 因 诊 
断 具 备 了 高 亲 和 性 、 精 确 性 、 灵 敏 性 
和 可 行 性 等 优点 。 不 仅 可 对 某 些 疾病 
做 出 确切 诊断 ， 也 能 确定 与 疾病 相关 
的 状态 ， 如 对 疾病 的 易 丰 性、 发 病 类 


型 和 阶段 以 及 是 否 具 有 抗 药 性 等 状态 
的 确定 。 

基因 诊断 以 基因 为 探查 对 象 ， 因 前 
具有 其 他 诊断 方法 所 不 具备 的 特点 ， 
AREER A: (1) 属 病因 诊断 ， 
针对 性 强 ， 由 于 所 应 用 的 技术 方法 具 
有 很 高 的 特异 性 ， 诊 断 淮 确 率 极 高 ; 
(2) 由 于 探 计 带 有 “标记 ”"， 能 被 获 
BENEH, MISH RRR. TE 
gas FF RE, 一般 为 pg 水 平 ; 
(3) 由 于 基因 探 针 可 为 任何 来 源 ， 
任何 种 类 ， 其 序列 可 为 已 知 也 可 为 未 
知 ， 其 检测 目标 可 为 一 个 特定 基因 也 
可 为 一 组 特定 的 基因 组 合 ， 可 为 内 源 
基因 也 可 为 外 源 基 因 ， 所 以 适应 性 
强 ， 诊 断 广泛 ; (4) 被 检测 的 基因 
是 否 处 于 活化 状态 对 基因 诊断 来 说 并 
不 重要 ， 因 此 可 对 那些 具有 组 织 和 分 
LNA ER RES RHR 
测 和 诊断 ; (5) 在 感染 性 疾病 的 基 


: 因 诊 断 中 ， 不仅 可 检 上 出 正在 生长 的 病 


| 原 体 ， 也 能 检 出 浇 亿 的 病原 体 ， 既 能 


座 断 径 往 感染 ， 也 能 诊断 现行 感染 。 
对 那些 不 容易 体外 培养 《如 产 毒 性 
REM) 和 不 能 在 实验 室 安 全 培 
养 {如 立 克 次 体 ) 的 病原 体 ， 基 因 
诊断 对 这 些 病原 体 的 检 出 具有 独特 的 
意义 。 

BAM genome 某 种 生物 全 部 染 
色 体 的 遗传 物质 的 总 和 ,以 全 长 
DNA 的 碱 基 对 数 表 示 它 的 大 小 。 不 
同 生物 其 基因 组 DNA 的 大 小 、 所 舍 
编码 DNA 的 百分比 和 复杂 性 不 同 ， 
进化 程度 越 高 者 其 基因 组 越 复 条 。 基 
因 组 DNA 上 排列 着 基因 ， 使 成 有 规 
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WHA, 但 其 中 只 有 约 15% Hae | 
| 光 能 量 ， 并 传递 给 样品 ， 从 而 使 样品 


AERA RAR RK, Hitt ME 
ERA DEME Wie. KERA 
后 物 编码 蛋白 质 的 基因 是 不 连续 的 ， 
SHARMA T. fede 


因 。 真 核 基 畴 组 DNA 含有 不 同类 型 ; 


的 重复 序列 ， 有 的 重复 序列 可 形成 回 
文 结构 、 发 来 结构 和 十 字形 结构 等 特 
殊 结构 ， 发 挥 普 特 不 的 生物 学 功能 。 
基质 substrate ”一 般 将 在 酶 作用 

上 发 全 变化 的 分 了 或 化 合 物 称 为 这 种 
Mn ih, Me AA Eth PE R 
质 ， 被 酶 作用 的 物质 就 是 基质 。 酶 对 
基质 分 子 的 结构 上 共有 特异 识 姑 选择 
H. 通常 酶 以 其 基质 命名 ， 如 能 使 全 
果 酸 氧化 的 酶 称 为 苹果 酸 脱 氧 酶 等 。 
生物 体内 酶 反应 是 连续 进行 的 ， 第 一 
个 入 反应 的 产物 就 是 第 二 个 酶 反应 的 
基质 ， 如 此 连续 进行 着 代谢 过 程 。 因 
此 研究 生物 体内 各 种 基质 具有 重要 意 
Sho TEEN RAE il BRIE) rH aH 
SAS CS Ri], HERE 
使 故 光 体 刚性 化 。 这 种 基质 常 为 滤 
纸 、 硅 胶 、 纤 维 素 腊 等。 而 色谱 固定 
THRE RA (或 担 体 }， 通 常 
制备 成 数 微米 至 数 十 微米 粒 径 的 球形 
颗粒 ， 它 具有 一 定 的 刚性 ， 能 承受 一 
定 的 压力 ， 对 分 离 不 起 明显 的 作用 ， 
只 是 作为 功能 基 团 的 载体 。 

SRR RMI BM matrixas- 
sisted laser desorption ionization; MAL- 
DI 利用 对 使 用 的 激光 波长 范围 具有 
吸收 并 能 提供 质子 的 基质 【一 般 常 用 
小 分 子 液体 或 结晶 化 合 物 ; ， 将 样品 
与 其 混合 将 解 后 形成 混 人 台 体 ， 在 真空 


下 用 激光 照射 该 混 合体 ， 基 体 吸 收藏 


解吸 电离 。 它 的 特点 基准 分 子 离子 峰 
很 强 。 通常 将 它 用 于 飞行 时 间 质 谱 ， 
特别 适合 分 析 蛋 扬 大 和 DNA, 

基质 辅助 激光 和 解 吸 飞行 时 间 上 质谱 位 


matrix assisted laser desorpttonioniza- 


tion-time of flight mass spectrometer; 
MALDI-TOF MS 配置 基质 辅助 激光 
解吸 电离 源 的 飞行 时 间 质 谱 仪 。 把 样 
品 悬 浮 在 基质 中 ， 激 光 打 在 基质 上 ， 
基质 吸收 并 传递 数 光 能 量 ， BOR AEP 


| 的 样品 解吸 并 电离 ， 进 人 飞行 时 间 质 
谱 仪 进行 检测 。 它 是 用 来 进行 生物 大 


分 子 分 析 的 较 好 手段。 

基质 隔离 技术 matrix isolation 
technique 一 种 冷 洪 技术。 将 气体 或 
蒸汽 样品 与 稀释 气体 〈 也 称 基质 气 
W RAE., FORE A Re 
上 进行 光谱 学 研究 。 有 人 在 基质 隔离 
技术 与 傅 里 时 变换 红外 光谱 联 用 的 基 
础 上 发 展 了 GCAMI-FTIR (GCCzmatrix 
isolation FTIR) FEAR, ASA 


| REGE fey GC 和 FTIR 的 接口 ， 


基质 气体 常用 Ar 或 N,， 与 样品 的 摩 
尔 数 比 为 10* ~ 10": 1。 一 般 用 来 测 
定 不 稳定 物 的 红外 光谱 ， 和 将 不 稳定 物 
(如 自由 基 等 ) 喷射 到 能 够 透射 红外 
光 的 低温 (4.2 ~ 15K) MARE, 与 
此 网 时 ， 用 另 一 支 喷 枪 将 过 量 的 基质 
隔离 气体 射 向 窗 片 ， 从 而 使 各 个 不 稳 
定 的 分 子 被 基质 隔离 气体 分 别 隔 开 ， 
FEAR LOR, RANTES 
分 子 失 去 了 再 反应 的 条 件 ， 因 此 可 以 
稳妥 地 进行 红外 光谱 测定 。 
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KAENA matrix solid 
phase dispersion method 简称 MSPD 
HE. 1989 Æ, H Steven A, Arker 首 


葡 担 出， 用 于 分 离 牛 肉 组 织 中 多 种 农 
药 减 图 物 和 兽药 残留 物 。 采 用 碳 -l8 | 
解 ， 不 被 空气 氧化 等 ; 参加 反应 时 严 


OR Se A RE TRA 
Hw, Ri ees HY toml 注射 器 
中 ,用 少量 溶剂 洗 脱 后 进行 色谱 分 
Ho Re-l MIRA. RAMA 
的 作用 .， 该 法 多 用 于 肉 组 织 小 多 种 农 
萄 残留 物 和 兽药 残留 物 的 分 离 ， 与 周 
HÆR (SPE) 比较 ,优势 在 于 避免 
本 溶剂 提取 、 沉 流 组 分 和 样品 离心 等 
ER. 


SFE AC H ut bn et i HEP EY - 
类 化 学 试剂 . 7 FAY ARE RE SALT a 
H. P E. RSS RRR A 
物 . AR REH, SE 
FEAS, Wes. 

#4299 primary reference materi- 
al 由 国家 计量 研究 机 构 用 权威 (或 
HID 方法 准确 测定 其 特性 量 值 ， 
并 给 出 了 包括 物质 变动 性 在 内 的 总 不 
确定 度 的 估计 值 的 标准 物质 。 其 特性 
重 值 的 总 不 确定 度 庶 达到 最 高 水 平 ， 
虽 前 国际 上 会 认 的 基准 物质 有 ， 用 库 
仑 法 定 值 的 纯度 标准 物质 ， 用 同位 过 
稀释 质谱 法 定 值 的 无 机 痕 量 元 素 标 准 
溶液 .用 质量 法 准确 配制 的 标准 气体 
等 。 基 准 物质 是 量 值 传递 的 依据 。 在 
分 析 化 党 中 可 直接 用 来 配制 标准 深 


必须 具备 下 列 条 件 ; 鞠 质 的 组 成 应 与 


MERA primary reagent 化学 1 
HAGE, AEREA, ES, ME 


其 化 学 式 相 符 ， 若 含 结晶 水 ， 其 结晶 


| 水 的 实际 含量 亦 庶 与 其 化 学 式 严 格 相 


符 ， 纯 诬 足够 高 ， 杂 质 含量 应 低 于 分 
析 方 法 允许 的 误差 限 ; BETER, A 
如 不 吸收 空气 中 水 分 和 CD: ， 不 分 


档 按 反应 式 定量 进行 等 。 

EE distorted peak BIRR 
形状 包 谱 峰 的 统称 .在 色谱 分 离 过 程 
中 ， 分 配 等 温 线 呈 非 线性 时 或 操作 条 
件 不 当时 ， 就 会 出 现 前 延 蜂 或 拖 屁 
峰 。 如 进 样 量 过 大 ， 信 和 号 超过 记录 器 
满 标 度 值 时 ， 会 出 现 平 顶峰 。 在 用 热 
导 检 测 的 气相 色谱 中 ， 当 载 气 与 组 分 
的 热学 率 相近 时 ， 二 理 混 人 台 物 的 执导 
率 随 组 分 浓度 的 变化 有 时 不 呈 线 性 关 
系 ， 而 随 热 导 池 的 温 典 和 通过 电流 的 
大 小 而 不 同 ， 如 果 操 作 条 件 选择 不 
扫 ， 有 可 能 出 现 W 峰 形 或 反 峰 。 

MA excitation 处 于 基 太 的 原 
子 、 分 子 或 离子 经 碰 擅 或 吸收 辐射 获 
Gib RR AAA FBR, HR 
能 级 或 转动 能 组 的 过 程 。 被 激发 后 处 
于 省 发 态 的 粒子 一 般 都 很 快 回 到 基态 
或 发 生 分 解 ， 如 果 是 禁 阻 跃迁 《如 


| 激发 三线 态 ) MEREK, JFE 


态 。 光 激发 后 一 般 会 发 生 光 辐射 
(荧光 或 砚 光 } 、 光 化 学 反应 或 光 增 
as, 

ME Bi excitation potential {E 
原子 或 分 子 从 稳定 的 能 级 跃迁 到 高 能 
级 所 毅 的 电位 .激发 电位 一 - 般 可 表示 


:为 电子 能 其， 以 电子 伏特 (或 干 电 
液 、 标 定 溶液 浓度 和 仪器 。 基 准 物 质 


TRE) 为 单位 。 每 个 元 素 都 有 对 
MPS RMR Bt, MFR IE 
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素 ， 越 靠近 原子 核 的 能 级 的 激发 电位 | 


RA; 对 于 同 一 能 级 ， 激 发 电位 随 原 
子 序数 Z 增 估 而 增 大 。 对 于 某 - -能 
级 如 六 ,以 电子 伏特 为 单位 的 激发 电 
fe Ys SCAU (1U=0.1nm)》 为 单位 
的 站 射线 吸收 限 A em BA FR 
y, _ 12400 
EO Anean 
激发 光谱 excitation spectrum L 
SH AIK YE ERR OIA, 
测定 一 定 发 光波 长 下 发 光 强 度 随 激 发 
波长 变化 的 曲线 称 为 激发 光谱 。 激 发 
光谱 反映 了 不 同 波 长 濑 发光 引起 的 发 


光 的 相对 效率 。 激 发 光谱 可 供 鉴别 发 | 


光 物 质 ， 在 进行 发 光 测 定时 需 选 择 适 
宜 的 激发 波长 。- - 甬 激 发 光谱 与 吸收 
光谱 大 致 相同 ， 随 激发 态 各 能 级 间 能 
量 转移 机 理 的 不 同 有 时 也 会 有 很 
大 差异 。 

激发 光源 excitation light source 
是 光谱 分 析 时 提供 分 析 物 蒸发 、 原 于 
化 和 激发 所 需 的 能 量 的 装置， 其 作用 
是 产生 元 素 的 特征 发 射 光谱 。 常 用 的 
激发 光源 有 火焰 EM., BEKE., H 
BASSE Tk. Botha s. 
MRA excited state 通常 情况 
下 ,原子 处 于 基态 ， 在 激发 光源 必用 
下 ， 原 子 获得 足够 的 能 甚 ， 电子 由 基 
AS ERTL BET A GE AR AS RS. 
处 于 训 发 态 的 原子 是 不 稳定 的 ， 寿 命 
小 于 10 一 s， 其 外 居 电 子 将 从 高 能 级 
fay Be ABER ae EAS RE, FEE Fak 
其 他 形式 释放 能 量 。 

激光 laser 激光 是 由 激光 器 发 射 
出 来 的 光 ， 是 一 种 受 激 发 射 。laser 


Æ “Ligh amplification by stimulated 
emission of radiation” FIG hk 4S 
i], Ai 1964 年 的 全 国 第 三 届 
受 油光 发 射 学 术 报 告 会 上 ， 根 据 钱 学 
森 教 授 的 提议 定名 的 。 它 是 被 其 他 办 
射 已 应 而 发 生 的 辐射 ， 故 也 称 感应 辐 
射 。 具有 以 下 的 特征 (1) 方向 性 
好 ， 几 平 是 一 京平 行 光束 ， 基 本 上 党 


| 一 条 直线 传播 ， 发 散 角 可 达 毫 弧度 水 


Æ; (2) 单 色 性 好 ; (3) WHM, 
功率 密度 特别 大 ， 亮度 非常 高 。 

w eNi laser ionization 
spectroscopy ”由 激光 诱导 产生 的 电离 
光谱 : 用 它 可 研究 光 与 物 质 的 相互 作 
用 获得 物质 结构 的 信息 ， 和 参见 激 光 共 
振 电 商 光谱 条 。 

激光 共振 电离 光谱 laser resonant 
ionization spectrum — #4] FA ETE 
术 进 行 超 痕 量 分 析 的 分 析 方法 。 激 光 
共振 电离 光谱 《LRIS， 最 早出 现 于 
1974 年 。 它 是 利用 脉冲 激发 器 使 分 
HCH T MEERA ES. 
激发 态 原 子 的 受 激 电子 回 到 基态 之 
前 ， 可 以 从 同一 激光 源 或 另 一 激光 源 
吸收 足 艇 的 能 量 进 行 电离 ， 产 生 一 个 
自由 电子 和 一 个 正 离子 ， 可 被 能 对 单 
个 电子 或 正 离子 产生 响应 的 仪器 检 
测 。LRIS 技术 通过 一 些 电 离 机 制 可 
检测 除了 氢 、 氮 以 外 的 所 有 元 案 。 

激光 光谱 电化 学 法 laser spectro- 
electrochentistry 微 光 光谱 与 电化 学 
相 结 合用 于 研究 和 表征 电化 学 反应 、 
机 制 以 及 分 子 结 构 等 信息 的 方法 。 它 
包括 电化 学 现场 激光 拉 明 光谱 法 等 。 


laser photothermal 


spectroscopy 
源 。 当 一 束 特 定 波长 、 上 共有 高 斯 强度 
径 向 对 称 分 布 的 激光 入 射 于 样品 池 
时 ， 样品 吸收 光 辐 射 产生 受 激 态 ， 爱 
GS Ht ACH BR A, AB Sp 
部 以 热能 形式 释放 出 所 吸收 的 闪 能 ， 
对 样品 产生 加 热 作 用 。 由 于 入 射 光束 
的 截面 强度 分 布 是 高 斯 型 的 ， 样 品 中 
光束 辐 照 区 域内 产生 的 热 也 是 高 斯 型 
梯度 分 布 的 。 热 梯度 邓 致 样品 或 与 样 


品 邻近 的 介质 折射 率 的 梯度 分 布 。 这 | 
种 折射 柴 梯度 分 布 犹如 在 样品 内 部 或 


EmA MENEER TUTAR., 
HERR TIF WRA BIE 
东 通 过 所 形成 的 类 光学 元 件 时 ， 其 传 
播 方向 就 会 受到 徽 护 ,导致 光束 发 
散 、 偏 转 或 衍射 ,这 种 现象 称 为 光 热 
效应 。 测 量 这 种 光 热 效应 所 得 到 光谱 


称 为 激光 光 热 光谱 。 它 分 为 两 类 : 光 | 


热 偏转 光谱 与 光 热 透镜 光谱 。 基 于 光 
热效应 测量 的 仪器 称 为 激光 光 热 光谱 
仪 。 一 般 情 次 下 ， 光 热 光 谱 仪 输出 的 
信号 强度 正比 于 人 射 于 样品 上 的 激发 
光束 功率 。 利 用 激光 的 高 功率 ， 可 以 
得 到 高 灵敏 度 。 

激光 光 热 检测 器 。 laser and light 
heat detector ” 当 -… 束 激光 人 入射 于 样品 
时 ,样品 吸收 激光 产生 受 激 态 ， 伴 随 
受 激 态 的 无 辐射 屯 预 ， 对 样品 产生 加 
热 导 致 温度 梯 潜 分 布 ， 在 加 热 区 域 翌 
随 产生 折射 率 的 变化 。 如 果 有 另 一 东 
光束 通过 该 样品 区 城 ， 其 传播 特性 就 
会 受到 微 扰 ， 产 生 光 束 的 发 散 或 仿 
转 , 前 者 叫 汶 光 热 透镜 效应 ， 后 者 叫 
激光 光 热 偏转 效应 ， 总 称 谅 光 诱导 光 


采用 激光 作为 激发 泊 ， 


热效应 在 一 定 条 件 下 ， 激 光 光 热 信 
有 导 与 样品 吸收 和 诉 光 强度 成 正比 。 

激光 光 热 篇 转 光 谱 laser photo- 
thermal deflection spectroscopy 3% Hi 
激光 作 加 热 永 ， 在 样品 内 或 与 样 蝇 相 
邻 介 质 中 产生 折射 牧 度 分 布 ， 使 通过 
其 中 的 探测 光束 传播 方向 偏转 ， 产 生 
光 热 偏转 效应 。 测 量 这 种 光 热 售 转 效 
应 所 得 到 光谱 称 为 激光 光 热 仿 
转 光 谱 。 

激光 光 热 衍射 光谱 分 析 法 
photothermal diffraction spectrometry 
FHEAR, TERE aA EE BA 
W FRG LEC PE at 
效应 。 测 量 这 种 热 透镜 效应 所 得 到 光 
谱 的 光 热 光谱 分 析 法 称 为 激光 光 热 本 
射 兴 谱 分 析 法 。 相 应 的 仪器 称 为 激光 
HANAR. 

激光 光 热 折射 光谱 分 析 法 
photothermal refraction spectrometry 
是 油光 热 透镜 光谱 法 的 特例 。 采 用 激 
光 作 加 热 束 ， 在 样品 中 产生 类 似 一 个 
柱 透镜 的 光学 元 件 ， 称 为 交叉 束 热 透 
镜 。 测 量 这 种 交叉 束 热 透镜 效应 所 得 
到 光谱 的 光 热 光谱 分 析 法 称 为 油光 光 
热 折 射 光谱 法 。 相 应 测量 的 仪器 称 为 
BOLI TH GREE 

RH ACH laser photoacoustic 
spectroscopy ” 当 物 质 受 激光 恨 射 ， 再 
通过 无 辐射 路 迁 返回 基态 时 ， 带 会 将 
激发 能 转变 为 热能 ， 使 样品 温 彰 升 
高 ， 经 调制 而 形成 热流， 热能 再 激发 
出 声波 来 ， 和 通过 声 敏 元 忻 检 测 光 谱 信 
息 ， 这 就 是 激光 光 声 光谱 。 目 前 光 声 
光谱 在 研究 大 气 污染 和 痕 量 气体 的 分 


laser 


laser 
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析 中 ,已 育 很 成 熟 的 技术 。 如 CO, 


流光 光 声 光谱 仪 ， 对 氧 之 烯 、 六 氢化 | 
| 光 ， 以 销 除 散 射 光 的 影响 ， 提 高 信 品 


铀 、 毛 星 帅 等 气体 的 检测 可 达 


bg 'L-" 量 级 的 水 平 。 对 于 绝缘 体 、| 
半导体 、 金 属 材料 以 及 有 机 高 分 耻 材 


料 。 光 声 光谱 可 直接 测 得 这 些 材 料 有 
美光 吸收 带 的 信息 。 
BOER BE laser photoaceus- 
tie spectrometry =U AG TE AE RE 
沙 ， 将 调制 好 的 光 辐 射 ， 透 过 窗口 投 
射 到 密封 于 光 声 池内 的 样品 上 ,样品 
吸收 光 辐 射 能 晤 ,样品 分 了 被 激发 到 


激发 态 。 处 于 激发 态 的 样品 分 子 以 非 ， 
辐射 跃迁 方式 去 活化 ,将 吸收 的 能 量 | 


Fe ARE. RRM EAR, W 
制 而 形成 热 波 ， 这 -- 周 期 性 的 热 波 引 
起 密封 的 光 声 池内 气体 产生 振动 形成 
声 该 , MIE aR eu, HE Ee 


号 ， 经 前 置 放大 器 放 大 而 送 到 计算 机 | 


或 其 他 检测 设备 上 ， 这 样 即 获得 了 样 
项 的 光 声 光谱 ,利用 光 声 光谱 分 析 的 
方法 称 为 激光 光志 光谱 法 。 
MIRE RF RHE 
excited atomic fluorescence spectrome- 
ty; LEAFS 以 激光 为 激发 光源 的 厌 
子 荧光 光谱 法 。 以 火焰 和 电感 而 合 等 
离子 栖 为 原子 化 器 时 ， 一 -上 艇 采 用 激光 
BO. PRAT, 平均 输出 
功率 可 达 600W， 脉 冲 重复 频率 约 为 
50Hz, HOSP RMR TH, E 
选用 重复 频率 较 高 的 准 分 子 激光 器 作 
为 泵 泣 ， 以 减 小 过 低 脉 冲 重 复 频率 引 
起 的 背景 扣除 误差 。 采 用 激光 光源 ， 


laser 


激光 强度 大 ， 激 发 速度 快 ， 易 引起 光 ， 


学 饱和 现象 ， 此 时 荧光 信号 木 再 取决 


i 


FETAR, HOR AO AK SIDE 
饱和 的 最 低 激光 强度 或 检测 非 共 振 荧 


比 。 参 见 原子 诡 光 光谱 法 。 

A EF Oe e R 
ionization source; LD 用 于 质谱 仪 的 
AH. RUE 
BYP ROLS BARRA AE 


laser desorption 


| 化 合 物 溶液 样品 的 靶 上 上 ， 化 合 物 分 子 


在 激光 东 照 射 下 解吸 电离 。20 世纪 
80 年 代 后 期 ， 又 发 展 了 基质 辅助 激 
光 解 吸 电 离 源 ， 将 底 物 引 人 了 激光 解 
吸 电离 汰 ， 大 大 提高 了 灵敏 度 和 选择 
性 ,实现 了 车 物 大 分 子 分 析 的 重 
KER. 

激光 解吸 质谱 法 laser desorption 
MS; LDMS 分 析 非 挥发 性 化 合 物 的 
最 常用 的 方法 之 一 。 激 光 可 看 作 是 光 
TE, MATERE, PERRA 
子 。 激 光 可 置 于 质谱 仪 离子 源 ， 采 用 
脉冲 方式 ， 强 度 大 ， 易 于 聚焦 在 样品 
的 特定 表面 。 它 足 健 里 叶 变换 质谱 和 
时 间 怀 行 质 谱 的 理想 离子 化 方法 。 亲 
激光 谊 击 样品 ， 常 得 到 样品 分 子 与 销 
多 离子 的 加 虞 离子 。 碎 片 离子 的 产生 
与 激光 功率 及 样品 性 质 有 关 。 

激光 拉 要 光谱 分 析 laser Raman 
spectromety 基于 拉 曼 散射 效应 的 
BY FIBA AE ,是 研究 分 子 
结构 的 重要 手段 之 一 。 拉 有 曼 光 谱 是 一 
种 散射 光谱 ， 拉 友和 散射 效应 【参见 
BRERA) 是 拉 曼 光谱 的 物理 基 . 
础 . 拉 曼 光谱 是 一 种 分 子 振动 转动 光 
i, 1960 年 将 流光 这 种 新 型 光源 
SARS tH. BOL SEO 
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已 广泛 应 用 二 有机、 无机、 高 分 子 、| 


生物 和 环境 等 各 个 学 科 领 域 ， 与 红外 
光谱 相配 合 ， 成 为 分 子 结 构 分 析 的 有 
ALA, WH ST) 的 拉 曙 位移 
《 吉 激 光 的 人 射频 率 和 散射 糊 率 之 
差 )， 一 般 地 讲 ， 与 人 射频 效 无 美 . 
它 与 物质 (分 于) 的 振动 有 着 特征 
的 对 应 关系 国 此 ， 拉 量 特 征 频率 是 
拉 受 光谱 分 析 进 行 定性 鉴定 的 依据 。 


面 从 激光 垃 妈 光谱 分 析 所 得 的 谱 图 | 
E. BEME CBI Sie). ee ， 
FOR Ice EWES Ses Sa 


所 处 的 化 学 环境 都 联系 在 ET, 这 
是 进行 分 子 结构 分 析 的 重要 信息 . 实 
践 中 ， 虽然 拉 曼 光谱 与 红外 光谱 产生 
的 机 理 不 同 ， 但 它们 同属 分 子 光 谱 ， 


在 分 子 结 构 分 析 时 ,， 它们 是 互相 
补充 的 。 
MH BARRE laser Raman 


microprobe JE 4078 52 GR DY BE TY 
重要 仪器 附件 。 该 附件 由 光学 显 微 
镜 、 电 视 摄像 机 和 览 视 器 组 成 。 适 用 
于 测定 不 均匀 的 材料 和 和 矿物 等 的 拉 受 
光谱 。 装置 如 下 图 。 


~ 


反射 照明 灯 ”透镜 


反 透 镜 


反射 镜 


BH ARRAT 


显 微 拉 曙 光路 图 


MIE RRB laser pyrolyzer Li% 
兴 作 为 高 温 能 源 的 裂解 器 ， 它 的 工作 


REE: HEA (RM) 固体 脉 
PRI (ak ARE) 发 
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HAGER, RRR GI PRE 
MOREL, Emitter EH 
RATERS u, TRU — BB SP OEIC 
能 ， 使 样品 迅速 型 解 为 小 分 子 碎片 ， 


进入 色谱 柱 进行 分 离 、 分 析 。 这 种 激 i 
光 和 裂解 器 到 达 平 衡 温度 的 时 间 很 短 ，| 


二 次 反应 少 ， 但 热 解 温度 的 控制 和 袖 
ERE, RKE, ARENE 
面 状 况 等 对 实验 结果 有 很 大 的 影响 。 
激光 器 。 laser 基于 受 激 辐射 原理 
使 光 在 某 些 受 激 发 的 工作 物质 中 放大 
或 振荡 发 射 的 器 件 。 激 光 器 是 两 端 有 
平面 镜 或 球面 镑 的 一 个 空 腔 ， 腔 内 充 
以 可 激发 的 材料 【如 晶体 、 玻 瑞 、 
液体 、 染 料 或 者 气体 等 任意 材料 )， 
其 中 的 部 分 粒子 可 能 被 激发 { 光 激 
发 、 放电 注 发 、 化 学 激发 或 热 激 发 
等 ) 到 能 其 较 高 的 状态 ， 当 这 种 状 
态 的 粒子 数 太 二 能量 较 低 状态 的 粒子 
数 时 《粒子 数 反 转 )， 由 于 受 激 辐 射 
作用 ， 该 材料 就 能 对 某 一 定 波长 的 光 
辐射 产生 放大 作用 ， 当 这 种 波长 的 光 
FARR RATER REM, Buk 
通过 工作 物质 ， 使 光 辐 射 被 放大 了 很 
多 倍 ， 而 形成 -更 强 度 很 大 ， 方 向 集 
中 的 激光 束 。 光 谱 学 中 常用 的 激光 器 
包括 有 ; 固体 激光 器 、 气 体 激光 器 、 
染料 激光 器 、 淮 分 子 激光 器 、 半 导体 
PROGRESS. 

PHAR EEE laser thermal lens 
spectroscopy #OCRR SIH GOT, H 
于 光斑 中 心 处 温度 景 高 ， 而 周转 温度 
较 低 。 在 激光 光 坎 附近 就 出 现 了 -- 个 
中 心 小 而 出力 大 的 折射 率 变化 区 域 ， 
形成 一 个 类 似 于 光学 透镜 的 光 热 透 


镜 ， 它 是 个 发 散 透 镜 。 测 莹 透射 过 来 
的 入 射 光 的 份额 ， 就 得 到 光 热 透镜 光 
谱 。 热 透镜 方法 用 于 痕 基 离子、 徽 基 
气体 的 测量 。 

WEREMA laser thermal 
lens spectrum EAM IEMA, 
在 样品 中 产生 类 似 透 镜 的 光学 元 件 ， 
称 为 敬 光 热 透镜 。 测 量 这 种 热 透 镇 效 
应 所 得 到 光谱 的 光 热 光谱 分 析 法 称 为 
激光 热 透 镑 光谱 法 。 相 应 的 测量 仪器 
称 为 激光 热 透镜 光谱 仪 。 

激光 色谱 laser chromatography 
以 激光 的 辐射 压力 为 驱动 力 ， 将 待 分 
离 组 分 【或 物质 颗粒 ) REL ap Rf 
大 小 于 以 分 离 的 一 种 色谱 分 离 技 术 。 
窝 分 离 的 粒子 随 流 动 相 {粒子 溶液 
本 身 ) CA — RE BO i BE it 8 ~~ TS ALE 
A 200 um 左右 的 毛细管 ,将 -- 定 功 
2M HOCK RR SAM a 
流动 相 流出 口 )， 激 光束 的 人 射 方 
向 与 粒子 在 流动 相 中 的 流动 方向 相 
E. 但 都 与 毛细 管 同 轴 。 这 时 ,溶质 
粒子 同时 受到 流动 相 的 推动 旋 和 与 之 
相反 的 激光 束 辐射 压力 的 作用 。 由 于 
溶质 粒子 的 折射 率 天 于 溶剂 的 折射 
率 ， 因 此 溶质 粒子 受 灌 光 辐 射 压力 作 
FOIE ROR AP eR, RE 
Me FSB AOE BN EK FB 
相 推 力 时 ， 溶 质粒 子 就 会 发 生 反 转 并 
获得 一 定 加 速度 ， 活 激光 东 中 心 线 运 
动 ， 直 至 所 受到 的 流动 相 阻力 与 激光 
辐射 压力 相等 时 ， 裕 质 才 会 停留 。 因 
为 不 同 儿 何 尺寸 的 溶质 粒子 受到 激光 
辐射 的 作用 力 不 同 ， 它 们 在 毛细 管 中 
的 停留 位 置 也 就 不 同 ， 从 而 达到 分 
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PS HARAT ek Di as ys AR 
机 记录 分 离 结 果 。 激 光 色 谱 是 1995 
年 刚刚 提出 的 新 的 色谱 方法 ， 尽 管 尚 
无 商品 仪器 ， 但 可 预言 其 在 生命 科学 
领域 将 发 挥 重 要 作用 ， 如 分 离 高 分 子 


聚合 物 微 球 、 牛 物 细胞 、 生 物 大 分 | 
子 、 肽 、DNA、 线 粒 体 。 队 理论 上 | 
讲 ， 可 以 实现 单个 蛋白 质 分 子 的 | 


检测 。 

BRIER laser ablation 表面 分 
析 的 一 种 理想 的 新 技术 。 采 用 了 可 调 谐 
激光 作 波 长 扫描 时 ， 在 一 个 油光 脉冲 
期 间 ， 激 区 脉冲 前 部 分 光子 烧 乌 中 性 
原子 .形成 了 激光 烧 独 。 在 某 一 打 擅 
波长 下 ， 由 于 与 符 油 元 素 的 某 个 能 级 
发 生 共振 ， 中 人 竹 原 子 在 同一 脉冲 被 多 
光子 共 据 电离 ， 产 生 离 子 的 增强 。 

激光 晓 蚀 共 拓 电离 光谱 
lation-resonance ionization spectroscopy 


采用 路 个 波长 不 同 的 油光 脉冲 分 别 作 


laser ab- 


激光 烧 忆 和 共振 电离 。 第 -个 激光 脉 ”: 


MAOH, FER. RIS 
过 合适 的 延迟 《通常 为 微 秘 级 ) ， 用 
第 一 个 激光 脉冲 产生 共振 电离 ， 发 身 
各 自 的 特征 谱 线 ， 这 就 是 激光 烧 蚀 共 
振 电 离 光 谱 。 
激光 时 间 分 辨 蓝光 法 
resolved fluorescence spectroscopy JB 
滞 光 作 激 发 光源 ， 姓 于 基态 或 低 激 发 
态 的 原子 或 分 子 激发 到 较 高 能 级 后 ， 
被 激发 的 原子 或 分 子 有 一 个 特征 寿命 
(荧光 寿命 是 原子 或 分 子 返回 基态 之 
前 停留 在 激发 态 的 平 区 时间) ， 这 个 
特征 寿命 一 般 在 纳 秘 级 战 更 短 。 在 此 
时 间 尺 度 (AER) 脉冲 激光 器 易 


laser time- 


于 得 到 。 如 果 不 同 原子 或 分 子 的 荧光 
寿命 有 差别 ,通过 时 间 分 辨 的 方法 就 
可 以 加 以 分 辨 。 这 种 利用 激光 为 激发 
光 尘 ， 和 根据 荧光 寿命 衰变 时 间 特 征 而 
进行 选择 测定 的 方法 称 为 激光 时 间 分 
PERE EE 

MH BMA SB laser 
micro-probe emission spectrometry fE 
用 光学 显微镜 选择 好 样品 的 微小 部 位 
(10 ~500pm) ， 然 后 用 聚焦 的 激光 光 
束 照 射 ， 在 权 短 的 时 间 内 【0. Sma), 
温度 上 升 到 5000 ~ 6000K (根据 物质 
不 同 而 异 }， 使 激光 照射 的 交点 内 的 
物质 汽化 并 部 分 电离 ， 形 成 微 等 离子 
体 ， 然 后 由 辅助 的 石 时 电极 激发 出 兆 
谱 ， 利 用 光谱 性 质 和 谱 线 强度 进行 定 
性 和 定量 的 分 析 方 法 称 为 激光 昂 微 发 
射 光谱 分 析 法 。 

激光 星 微 光谱 分 析 laser micro- 
probe spectrochemical analysis ”利用 
RAY HOCK IE RRR SS 
fi, TG RRA. RAH, 
JAM PRA RRM CRRA. BY 
用 于 岩 矿 鉴定 、 金 属 中 夹杂 物 分 析 、 
会 金 分 析 研 究 、 细 微 元 件 分 析 、 珍 贵 
试 料 不 发 坏 分 析 等 用 途 。 

BE ARSE laser micro-probe 
source FA BSC a Sj Hh Ab EAH R. 
主要 是 利用 激光 能 产生 高 温 且 方向 性 
好 等 优点 。 通 常 把 用 激光 显 徽 光 源 作 
为 激发 源 的 发 射 光谱 仪 ， 称 为 激光 显 
徽 发 射 光 谱 仪 ， 或 称 激光 探 针 。 激 光 


| 探 针 与 电子 探 针 和 离子 探 针 相 比 ， 具 


ARLE. BRERA, WERF 
便 等 优点 ， 主 要 用 于 微 区 分 析 。 
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激光 显 微 原 子 发 射 光 谱 分 析 法 
laser micro-probe atomic emission spec- 
trometry 先 用 光学 显微镜 选择 好 原 
子 的 微小 部 位 (10 ~ 500um) ,然后 
用 育 焦 的 激光 光束 照射 起 样 ， 在 极 短 
的 时 间 肉 (0. 5ms) ,使 样 蜗 温 度 上 
升 到 5000 ~ 6000K， 产 牛 原子 燕 发 ， 


然后 由 辅助 的 石 湿 电极 激发 出 光谱 ，: 


利用 特征 光谱 及 睹 强度 进行 定性 和 什 
量 分 析 。 
激光 消融 用 强生 


jaser ablation 


SPAIN UAE RR OT, CBT BET 


IPA BA, AR EK 
使 固体 表面 受到 侵蚀 的 现象 。 
ROM 


laser telemetering 自动 


还 测 的 一 种 。 系 将 激光 光束 或 电磁 该 : 


束 作为 辑 射 线束 ， 观 测 辐 射 在 大 气 或 
水 体 中 散射 吸收 、 欧 光 等 作用 ， 以 
推断 其 中 各 种 污染 物 的 浓度 。 激 光 吉 


WARREN PAB, } 


用 单 色 性 好 、 强 度 高 的 激光 作 光 源 ， 
克服 了 相关 光谱 遥测 无 法 克服 的 局 限 
性 ,激光 遥测 技术 可 分 为 单 端 系统 和 


双 断 系统 。 激 光源 和 接收 望远镜 放 在 | 


同一 端的 叫 单 端 系统 。 双 昕 系统 一 般 
是 指 激光 源 和 接收 望远镜 分 置 两 端 ， 
也 可 放 在 一 端 而 远 处 设 一 后 向 发 射 
器 。 单 端 系统 和 双 断 系统 均 可 用 于 各 
种 测定 对 象 。 
MISSA MM detec- 
tion of laser-induced light heat and de- 
flexion SR MH BY AW A StF ER 
TT EAE. JEP LS SRE 
aS. Fe AR i BE 


光 热 偏转 信号 。 

激光 诱导 光 声 光谱 
photocaustic spectroscopy ”以 可 调谐 广 
HAARDER HME. SLAK 
HER. 

激光 诱导 光束 干涉 检测 detection 
of laser-induced light beam intervene 
探测 束 束 径 比 毛细 管内 径 大 ， 且 离 轴 
琵 焦 ， 在 远 场 产 生 明 暗 相 间 的 条 绞 。 
激光 诱导 的 党 热效应 对 探测 束 的 微 
i, ETM Ree A RTE. 

BRE SE 
reduced capillary vibration detection 
+ ASA LE, BABS BT 
7. “GRR Pil Re ER A 
两 端 拉 紧 的 毛细 管 土 时 ， 样 品 中 产生 
的 周期 性 加 热 导 致 毛细 等 中 或 靠近 辐 
照 部 分 的 温度 波动 。 温 度 波 动 诱导 毛 
细 管 局 部 张力 波动 。 从 而 引起 毛细 管 
按 调 制 频率 振动 。 毛 细 管 在 空气 中 振 
动 发 出 声波 ， 伴 随 产生 空气 密度 和 折 
RATES, PRR eR 
通过 时 就 受到 声波 偏转 。 

RHR SI laser-induced fuo- 
rescence AG WO] 6 FA St PE Oh Ja BOE 
光 发 射 的 方法 . 激光 波长 一 定时 测 得 
的 样品 荧光 发 射 强度 的 变化 称 为 蓝光 
(Ret) 光谱 ; 改变 油光 波长 测定 荧 
光 强 度 的 变化 称 为 激发 光谱 。 荧 光 光 
谱 反 映 了 由 激光 波长 决定 的 激发 态 能 
组 至 基态 能 级 的 结构 。 激 发 光谱 具有 
与 吸收 光谱 相似 的 谱 图 ， 其 强度 可 用 
吸收 系数 与 量子 产 率 之 积 来 表征 。 油 
光 作 为 激发 光 ， 其 方向 性 和 单 色 性 都 


laser induced 


laser- 


ROS, ASU RUE | RR, TROLS EN Se 
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MAA A A. BLE AY RE, 
AEE R fe PG A: H LE R BE 
高 - 有 报道 下 以 检测 至 100 + - 


em- 原子 甚至 更 少 。 对 于 大 多 数 分 


了 于， 则 很 窑 易 地 检测 至 10 个 .em 
人 分子。 通过 对 激光 调频 ， 可 以 选择 沿 
发 茎 迁 的 始 态 和 终 态 ， 央 此 可 以 解析 


十 分 复杂 的 分 子 谱 带 。 采 用 脉冲 激光 | 
， 热 磁 接 使 电离 效率 显著 增加 ， 产 生 大 


作为 光源 测定 时 间 分 状 获 光 ， 可 以 测 
ERA. BTA. RL 
RE, 

激光 诱导 荧光 检测 器 laser-ino- 
duced fluorescence detector 激光 由 一 
根 光学 纤维 引 人 ， 有 照射 检测 窗口 ， 理 
用 一 根 光 导 纤维 滑 垂 直 于 激发 光 和 毛 


细 管 柱 的 方向 检测 样品 发 出 的 落 光 。 | 
该 检测 器 显 一 种 高 灵敏 度 、 高 选择 性 ， 


CBS. HOGA. SLRS. t 

测 池 和 光电 转换 器 件 等 部 分 组 成 。 
激光 请 导 原 子 荧光 光谱 

duced atomic fluorescence spectra 用 


激光 作 激 发 光源 ， 使 处 二 基态 或 低 激 


laser-in- 


发 态 的 原子 激发 到 较 高 能 级 后 ， 被 激 | 
发 的 原子 将 所 吸收 的 光 能 又 以 辐射 形 


AER, ASE KRM FRI, 
其 强度 与 原子 深度 及 辐射 源 的 强度 成 
正比 。 这 种 按 波长 {或 频率 ) KF 
排列 的 原子 此 光 称 为 激光 诱导 原子 荧 
HER. 
激光 诱导 麻子 荧光 光谱 分 析 法 

laser-induced atomic fluorescence spec- 
trometry 是 -种 起 高 灵敏度 的 原子 
蓝光 光谱 分 析 法 。 它 是 以 原子 在 激光 
辐射 能 激发 下 发 射 的 荧光 强度 进行 定 
量 分 析 的 发 射 光 谱 分 析 法 。 


激光 增强 电离 ”laser enhanced ioni- 
zation 见 激 光 增 强 电 离 光 讲法 条 。 
激光 增强 上 电离 光谱 leser enhanced 
ionization spectroscopy ”是 激光 光谱 法 
的 一 种 。 它 是 利用 激光 增强 电离 
(LEI) 原理 ， 有 梁 用 火焰 使 样品 原子 
化 ,然后 被 可 调谐 的 激光 束 选 择 性 地 
广发 至 较 高 的 能 级 态 。 受 溅 原子 通过 


BMA PABA RS, Rk 
焰 两 觉 的 高 压 电极 收集 所 形成 的 离 
子 ， 便 得 到 光电 离 信 号。 经 过 多 年 的 
研究 ，LEI 技术 已 趋 成 熟 ， 而 且 已 扩 
展 到 石墨 炉 、 等 离子 体 以 莽 徽 波 等 原 
子 化 器 。 多数 元 村 检测 上 限 在 
nm" ~pg m fe. LET 检测 
的 是 电流 信号 ， AARC A 
受 散 射 光 等 杂 散 光 背 景 干扰 的 优点 ， 
RIESE RRM RORER OS 
法 之 一 。 
激光 增强 电 商 光谱 法 
hanced ionization spectrometry 是 激光 
光谱 法 的 一 种 。 它 是 利用 激光 增强 电 
离 (LEI) 原理 , 采用 火焰 使 样品 原 
子 化 然后 被 可 调 谱 的 激光 束 选 择 性 
地 激发 至 较 高 的 能 级 态 。 受 激 原子 通 
过 热 碰撞 使 电离 效率 显著 增加 ,产生 
大 量 的 电子 和 正 电 荷 离子 。 通 过 置 于 
火焰 两 压 的 高 压 电极 收集 所 形成 的 离 
子 ， 便 得 到 光电 离 信 和 号。 经 过 多 年 的 


laser en- 


i WR, LE 技术 已 趋 成 熟 ， 而 且 已 护 
| BRASH. SATA Rees 


TER., & MIG HW RE ng - 
ml ”~ pg + ml" HE. LEI 检测 的 是 
电流 信号 ， 具 有 检测 效率 商 、 不 受 散 
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BER BOE A FAAS PE. E 
WA A Ae BOR Ba TA 
法 之 一 。 

RESME excimer RASH 
原 于 或 分 子 与 基态 原子 或 分 子 结合 形 
PREY SRR. a PE RETES 
TS PS, sth BY A Re BU RE — Be 
BUI, AIMEE RB AE RER 
收 光谱 。 稀 有 气体 双 原 子 分 子 的 二 聚 


Kon He, , Ar,, Ke, 等 以 及 稀有 有 气体 i 
WIRE KrF, AC SAVORS i 


并 被 作为 紫外 激光 器 的 介质 。 多 原子 
分 子 中 ， 以 花 为 代表 的 多 环 芳烃 湾 液 
常常 形成 激 是 二 聚 体 。 激 基 二 车 和 体 所 
Ath BIC A Ie, H 
波长 一 般 比 0-0 BRE ARE 
射 被 长 长 ， 并 呈现 无 振动 结构 特征 的 
宽 妖 。 激 基 二 聚 体 荧光 的 寿命 与 单 体 
RAG AS AMR. Ae 
FURL TS CRO RR 
HAE RR, LT RO eee Se ae 
At SBA AR), BR 
ERRE RE. 

MBBSM excipe VER K 
WELLE jE ( hetercexcimer),, 一 种 
原子 识 分 子 的 激发 态 与 男 一 -种 原子 或 
ST ASABE A BF 
剂 极 性 增 大 ， 激 基 复 合 物 的 荧光 发 射 
峰 红 移 。 如 花 在 激发 态 时 本 身 会 形成 
某 种 电荷 转 称 配合 物 ， 即 激 基 复合 
H. SHR RA RA E 
H, 激 基 复合 物 的 荧光 发 射 一 般 与 单 
体 荧 光 相 比 红 移 并 缺乏 振动 精细 
结构 。 

MRM BT hormone RIA Al 


Fag Re Sy Se EH eR A ENEA 
AR 
MH range 又 称 全 距 。 -HW 


HAPRAASE DOSE, ian 
8。 它 只 指明 了 测量 值 的 最 大 离散 
范围 , 未 能 充分 利用 全 部 测量 信 
息 ， 不 能 精细 地 反映 测量 值 和 的 分 布 
RR, REL RARE A 
估计 值 ， 当 乘 以 校正 系数 之 后 ， 可 
雇用 来 估计 总 体 标 准 偏 差 。 其 代 点 
是 计 息 非 常 简单 ， 在 数据 处 理 中 奶 
被 广泛 使 用 。 

WBE BB R-contrel chat HE 
较 长 时 期 内 积累 的 预备 数据 建立 起 来 
的 以 监控 产品 特性 量 值 的 变动 性 的 控 
制图 。 控 制图 的 纵 坐 标 是 产品 特性 量 
值 的 极 差 ， 模 坐标 是 抽样 时 间或 样本 
序号 ， 当 各 个 样本 容量 4 相同 旦 不 大 
FO, LAS READ ADR BER 
为 中 心 控制 线 ， 以 UCL =D, R5 
LCL=D, ROHL. FRR, & 
制 极 差 控 制图 ， 其 中 B, ALD, 分 别 是 
与 样本 容量 有 关 的 系数 ， 可 愉 有 关 的 
统计 书 或 手册 中 查 到 。 极 差 控制 图 通 
常 与 平均 值 控 制图 联合 起 来 使 用 。 

IiE polarization ”在 不 同 的 学 科 
领域 有 不 则 的 含义 。 在 电 分 析 化 学 中 
是 指 电 注 通 过 电极 “ 蒂 液 界面 时 ， 电 
极 电势 偏离 平衡 电势 的 现象 。 电 流通 
过 时 ， 电 极 电 势 偏离 平 街 电 势 越 天， 
极 化 程度 越 大。 一般 地 ， 极 化 现象 有 
现 类 ， 即 电化 掌 极 化 和 浓 差 极 化 。 在 


! 核磁 共振 证 谱 中 ,由 大 最 基本 粒子 或 


原子 核 组 成 的 体系 中 粒子 可 以 处 于 各 


自 特定 的 自 旋 状态 ， 自 族 方 向 不 --。 | 


在 热平衡 时 ， 各 种 自 旋 方 向 运动 的 粒 
子 数 几乎 相等 ， 且 它们 在 空间 的 取向 
是 随机 的 - - -日 受到 外 加 静 磁 场 、 其 
他 激发 场 或 同时 受到 它们 的 作用 , 或 
者 通过 茶 种 反应 使 省 粒子 自 族 方 向 在 
AREKEA, ATARE 
FERRAR, ABAE- 

极 化 电极 polarized electrode =f 
HRD, ALAS ALDER A, AF 
FE REAR ELAR, 

极 化 电势 polarization potential 
处 在 极 化 条 性 下 的 电极 所 表现 的 电 
势 。 通 常 末 用 三 电极 法 测定 电极 的 极 
出 电势 。 在 待 测 电极 与 辅助 电极 之 间 
以 某 种 方式 通过 电流 ,使 待 测 电 极 极 
化 。 待 测 电极 与 一 个 电势 值 不 变 的 参 
比 电极 组 成 电池 ， 测 量 这 个 电池 的 电 
动 势 。 由 所 测 得 的 电动 势 减 去 已 知 参 
比 电 极 的 电动 势 ， ak R 
的 电势 。 

极 化 电阻 ”polarization resistance 
电极 电位 增 量 和 电流 增 量 之 商 ， 表示 
极 化 的 阻力 大 小 。 极 化 电阻 通常 是 在 
自然 腐 负 电位 附近 测量 。 

EM polarizability 离子 在 单 
位 电场 强度 下 产生 的 个 极 矩 。 极 化 率 


可 以 作为 离子 可 极 化 性 大 小 的 量度 ， 
其 单位 次 J 了 eC em (7. 
Be? - 米 *)。 


Rit #4 polarizability compo- 
nent 分子 极 化 宁 是 各 向 异性 的 ， 它 
是 原子 坐标 的 画 数 ， 常 用 一 个 张 其 
om 来 表示 l, j=r, y, r)a OE 
一 象限 的 大 小 就 叫 极 化 率 分 量 ， 用 和 托 


| 
| 


阵 形 式 可 表示 为 


UMS polarization curve 电极 
电位 对 电流 密度 的 曲线 图 。 

极 化 调制 电子 - 核 双 共振 
tion-modulated electron-nuclear double 
resonance; PM-ENDOR 在 常规 EN- 
DOR 中 所 使 用 的 线 偏 振 射 频 场 的 磁 
场 方 向 ， 即 极 化 方向 上 施加 低频 调制 
的 方法 称 为 极 化 调制 电子 - 核 双 共 振 。 
与 常规 ENDOR 相 比 ， 在 PM-ENDOR 
中 ,增加 了 ENDOR 峰 随 低频 调制 的 
振幅 和 相位 变化 的 新 信息 ， 即 EN- 
DOR 既 迁 又 多 了 两 个 新 的 影响 因素 ， 
所 以 不 仅 容 易 进 行 ENDOR 峰 的 归属 
GU. MAS Comb aR G ee pi 
FOr rear PD De) SEE EA Ba 

RERE polarization effect 分 子 
BikBekLE MS MRM, BR 
LER. 

极 化 增强 因子。 polarization increase 
factor 两 个 磁性 核 的 磁 旋 比 y 之 比 ， 
Ln 表示。 通常 利用 自 旋 的 极 化 转 


polariza- 


- 移 可 使 某 核 的 极 化 , 元 其 是 丰 核 


《比如 'H) WERE SHEHE 
的 笑 核 【出 如 ”CC) ， 使 稀 核 的 信号 增 
强 。 对 'H 一 *C MARR y =4, N 
AVC 时 可 提高 灵敏 度 4 悦 。 而 利用 
核 欧 沃 圳 斯 效应 {NOE) 最 多 只 能 
提高 2 倍 。 这 对 于 小 的 稀 核 ， 如 
"Fe, BUH" Fe MA, 体系 人 = 
30.95, 3P Os, 'H-'"Os BA ik RB 
站 =43.42。 所 以 利用 援 化 转移 测定 
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* ke NMR, Os-NMR 特别 有 利 。 
iL HEH polarization transfer 自 
ERRE iah FAB 


HORR RAER, ARENA 


RERE K TE JE BAR MAE A RE Sb HH - 
FADE. E, MESA CR) 物 
理 作用 ， 导 致 白 旋 体 系 中 的 某 些 能 级 
的 自 族 布 居 数 偏离 了 热平衡 时 的 布 居 
数 ， 称 为 自 旋 极 化 。 这 些 能 级 的 白族 
布 居 数 ， 将 道 过 适当 的 体系 内 部 机 制 
【如 弛 除 ) 和 《或 ) SPAR Cin BK 
列 ) 作用 恢复 到 热平衡 状态 。 如 果 


RM, MBA 一些 能 级 的 自 旋 布 居 
数 俩 离 了 热平衡 时 的 布 居 数 ， 则 称 发 
生 了 极 化 转移 ， 自 旋 极 化 和 极 化 转移 
都 会 导致 出 现 特 跌 的 磁 共 探 现象 ， 首 
过 测量 磁 共 振 谱 能 够 得 到 很 多 有 关 结 
H. HER. WR. BAS eR 
fab. DAR Ta 1/2 的 二 核 硬 
合体 系 IS HH, HAH! 1,5, > 
状态 , Bl} aer, | o>, | Bo > 
1 B88> 状 态 , 构成 四 能 级 图 如 下 : « 
为 顺 着 静 磁 场 方向 自 旋 状态 ， 而 如 为 
道 静 磁 场 方 向 的 自 旋 访 。 热 平衡 时 各 


Py 488 


能 级 上 的 布 居 数 为 P,、 PL. Py. Pao 


| 1 核 和 5 核 的 纵向 磁化 分 别 为 


P-P, +P, -P 
<> œ EP, <il H> = 


<5, >" EP, CS = SPM 

核 的 磁化 是 自 旋 为 a SSS AER 
HÆ. P-P, P-P A TRER 
16, 1 P, -A ALP, — Py JA S HRR 
ie. 若 对 了 核 施加 一 选择 性 n KH, 
只 使 能 级 1 与 2 的 布 居 数 翻 转 ， 即 能 
级 1 的 布 居 数 变 为 P,, 而 能 级 2 的 布 


”局 数 变 为 P 。 这 时 S Bea OR 
在 这 些 自 旋 布 居 数 恢复 热平衡 值 的 同 | 


T., 但 它 的 极 化 却 改 变 了 。 这 种 基 I 
以 的 极 化 而 导 殖 与 其 耦合 的 S 核 的 极 
化 发 生变 化 称 为 极 化 转移 。 对 S 核 施 
加 一 个 0/2 观测 脉冲 ， 便 可 以 观测 
FA Le ET SRS 核 信号 的 变 
化 ; 对 于 能 级 2 一 4 SARE AR 


度 是 未 极 化 前 的 详 线 强度 的 1+ Zt 

fS. 而 1 一 3 ie Ree RE MK 

1 一半 人 入。 对 'H-"C 系统 名 =4， 因 
¥s Ye 


此 一 条 谱 为 震 来 的 5 悦 ， 另 一 条 为 原 
HI, HERS. MF 
y AK, Be ee RT 
AAS EMATE SRE 

IRM polarographic wave 44 4 
mA EIE es ep A 
ERRER EERE REA E N, 
EERE TAE TA 
其 他 电流 测量 装置， 记录 的 5 形 的 电 
流 -电压 曲线 。 

RM RAR equation of polaro- 
graphic wave 指 极 谱 波 上 任 一 点 滴 
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RHR i SRNR. in 


i-i 


G-L 

BD 25 -HEI 方程式， AP. Ee ay 
该 电极 反应 的 标准 电极 电位 ; D 和 
分 别 是 还 原 态 物质 和 氧化 态 物 质 的 
PRAM; LA n 分别 是 阴 概 波 、 


阳极 波 的 极限 扩散 电流 ; 号 表 示 极 谱 


波 上 任 -… 点 泣 末 电极 电位 ，: ETR 
PE EAL 一 点 的 电流 ; 为 电极 反应 
的 电 了 转移 数 ; FAREHAM, R 
为 气体 常数 ; 了 为 热力 学 温度 。 

MR polarographic catalytic 
wave ” 指 极 谱 电 流 的 大 小 髓 不 决定 十 
电 活 性 物 的 扩散 过 率 ， 叉 不 决定 于 电 
极 反 应 的 速率 ， 而 决定 于 电极 表面 反 
应 层 内 的 平行 于 电极 反应 的 化 学 反应 
速率 的 极 谱 波 ， 是 动力 波 中 的 一 种 ， 
ERREA TTR. HERLEES 
三 种 类 型 ， ETRE. Hie 
配 和 位 体 催 化 前 波 。 

AWK polarography ”经典 极 谱 法 
即 直 流 极 洪 法 是 1922 年 德 克 化 学 家 
Heyrovsky 发 明 的 。1918 年 Heyrovsky 
从 引 研 究 电 解 填 溶液 中 汞 表面 张力 随 


电位 变化 的 电 毛 细 管 曲线 ， 后 来 在 其 | 
| 增 大 时 ， 法拉第 电流 达到 一 个 极限 


装 告 的 线路 中 时 人 一 灵敏 的 检 流 计 ， 
研究 电流 与 电位 的 关系 ， 于 是 便 创立 
了 极 谱 法 ， 并 经 数 十 年 的 不 筝 努力， 
于 1959 年 获 诺 贝尔 化 学 奖 。 疝 来 把 
使 用 滴 录 电报 或 其 他 表面 周期 性 更 新 
的 液体 电极 作为 工作 电极 ， 并 根据 所 


得 的 电流 - 电 桂 曲线 进行 定性 和 定量 | 


分 析 的 方法 称 为 极 谱 法 。 


| 
| 
| 
| 


BWA polarographic maximum 
在 极 谱 图 上 ， 电 解 开始 后 、 电 流 随 电 
位 的 增加 而 迅速 上 升 到 一 个 极 大 值 ， 
然后 下 降 到 扩散 电流 区 域 ， 电 流 恢复 
正常 。 这 种 天 常 的 电流 蜂 称 为 极 
谱 极 大 。 

极 谱 极 大 抑制 剂 


maximum suppressor 


polarographic 
H E SRK 
的 物质 , 一般 用 表 夯 活性 物质 
BERL 

RAR pole figue W X HAA A 
a A. UAE N 
法 。 是 借助 极 射 赤 面 投影 方法 ， 以 材 
料 织 构 的 特定 面 〈《 如 板材 的 轧 曾 ) 
作为 投影 面 ,将 材料 中 各 个 晶 粒 的 基 
一 指定 方向 或 中 面 bak] 表示 在 一 
张 极 射 投 影 图 上 ， 并 将 图 上 极点 密度 
相同 处 用 等 密度 线 连接 起 来 ， 根 据 极 


点 密度 分 布 的 情况 可 以 判断 标 料 的 织 
构 类 型 和 织 构 度 。 
极限 催化 电流 limiting catalytic 


current 当 电 极 反应 的 速率 随 着 外 加 
电位 的 改变 而 增加 时 ， 权 化 电流 达到 
一 个 极限 值 此 时 电流 值 与 电 
HAR. 

极限 电流 limiting curent HE 
极 反 应 的 速率 随 着 外 加 电位 的 改变 而 


fi. BARBER. 在 一 定 的 电位 范 
围 内 ， 极 腿 电流 的 大 小 与 电位 无 关 。 
极限 电流 可 以 是 极 附 电流 、 众 化 电 
H. TRAST, WHA 


FECAL. 


极限 动力 电流 limiting kinetic çur- 
当 电 极 反 应 的 速率 随 着 外 加 电 


rent 
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位 的 改变 而 增 大 时 ， 动 广电 流 达 到 极 
限 值 ， 此 时 的 电流 值 与 电位 无 关 ， 这 
一 电流 值 被 称 为 极限 动力 电流 。 

极限 扩散 电流 diffusion-limited 
current ” 当 工 作 电 极 的 电势 维持 在 极 
限 电流 区 域 ， 这 时 和 传 质 达到 电极 表面 
的 电 活 性 物质 ， 
R., 电极 表面 附近 浒 层 深 液 内 的 电 活 
性 物质 浓度 趋 于 零 。 这 时 的 电流 促 受 
扩散 传 质 过 程 所 控制 ,不 受 电 极 反 应 
{电子 交换 步骤 ) 或 均 相 游 液化 学 反 
应 所 控制 。 其 秆 是 极限 电流 与 残余 电 
流 之 差 值 ， 与 浪 液 中 被 测 物 质 的 浓度 
成 正比 ,可 作为 极 谱 定量 分 析 
的 依据 。 

#8 TE HS BSE limiting migration 
current 249445 62 E E E BG Sh din ees fi 
的 改变 而 增加 时 ,迁移 电流 法 到 一 个 
极限 值 ， 这 个 值 被 称 为 极限 迁 
Ba. 

SR PRB BH limiting adsorption 
current ” 当 电 极 活性 物质 的 还 原 或 氧 
化 速率 随 车 让 加 电位 的 改变 而 增加 
时 ,吸附 电流 能 够 达到 的 极限 值 。 此 
时 它 的 大 小 与 电位 无 关 。 

WRAS limited vacuum AHA 
空 设备 和 系统 能 达到 的 最 好 真空 状 
Kh. TORS RHA ASR 
统 的 极限 真空 ， 是 衡量 真空 设备 和 和 系 
统 的 一 个 重要 指标 。 

EMA polar bonded phase 
硅胶 表面 链 侣 了 根性 有 机 基 苇 的 固定 
相 。 常 见 的 极 性 有 机 基 闭 有 氨基 、 二 
AE, FRE., ME, Roe 
xs, 


立刻 被 还 原 或 氧化 殖 | 


f= pole-piece of magnet FA Kk 
HARIR, oE A 


| 称 磁场 使 电子 来 聚焦 。 是 电磁 透镜 中 


最 精密 的 部 分 ， 对 电磁 透镜 的 性 能 有 
决定 性 的 影响 。 极 靴 的 缺陷 是 电磁 透 
镜 产 生 像 散 的 主要 原因 。 

航 值 ”extremum value 在 数学 上 
ARIF eB Cx) 的 极 大 点 xm 或 极 
外 点 x 的 函数 值 及 x。 ) 和 FL rain) PR 
为 极 值 。 在 异常 值 检验 中 , Ha 
机 因素 极端 波动 而 产生 的 偏差 很 大 
的 、 接 近 于 统计 检验 临界 值 但 仍 在 合 
理 误 差 范 围 以 内 的 测量 值 称 为 极 值 。 
极 值 不 是 异常 值 。 蜡 常 值 是 落 在 合理 
误差 范围 以 外 的 测量 值 。 

BHAD BeBe acute oral tox- 
icity test 指 一 次 或 在 24h 内 地 次 
经 已 给 予 实 验 动物 受 试 物 后 ， 动 物 
在 短期 内 出 现 的 健康 损害 效应 。 其 
试验 方法 是 。 以 管 试 法 经 口 给 予 各 
试验 组 动物 不 同 剂量 的 受 试 物 ， 每 
给 用 一 个 剂量 { 染 毒 剂量 的 选择 可 
通过 预 试 验 确定 )。 染 毒 后 观察 动 
物 的 生物 学 效应 和 死亡 情况 ， 对 试 
HRCA DMB PR, 
58 FRG D5 RE FETS Aah Ob EE 
进行 尸检 。 

急性 经 皮 毒 性 试验 acute dermal 
toxicity test AK -KRESBM 
后 .动物 在 短期 内 出 现 的 健康 损害 效 
Me 其 试验 方法 是 : 受 试 物 以 不 同 计 
车 经 皮 给 予 各 组 实验 动物 ， 每 组 用 一 
TRE, BRAY EHR R 
的 死亡 情况 。 对 试验 期 间 死 亡 的 动物 
要 进行 尸检 ， 试 验 结束 后 仍 能 存活 的 
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动物 要 处 死 并 进行 尸检 。 

MAHA integrated microcon- 
duits 
He. REE GT H 70mm x 
45mm x lmm) 制 成 。 系 将 构成 流通 
EEREN EA Ah, H 
HERRA. aR HEES E 
弹性 底版 封闭 ,使 通道 的 内 截面 为 
0. 8mm 的 半圆 形 。 这 种 集成 的 做 法 
使 诸如 反应 盘 管 、 接 尖 , EARL B 
析 器 、 气 体 扩 散装 曾 以 及 填充 柱 反 应 
aoe BR OR. HA BAER 
FIA 系统 的 总 体积 和 降低 样品 和 试剂 
的 消耗 。 如 下 图 。 


集成 向 管道 流 路 及 集成 块 示 音 图 
Pl ， 疡 -一 蠕动 条 ; T 一 定时 器 ; 


ER 一 试剂 ，S 一 试 样 ; CRR: 
WB; FCE 
HARB) AEA A AR KL 
HERS HT Fe 


kM light-gathering power 
光谱 仪 的 主要 性 能 之 一 ， 表 示 光 谱 交 


是 一 种 微型 的 FIA 流 路 集成 | 


在 焦 面 上 产生 照度 大 小 的 能 力 。 在 单 
色光 情况 下 ， 
awATsin. d 
meg & = Se x (了 ) 
AP. BARRE; 了 为 光学 元 件 
透射 系数 ;d 为 暗箱 物镜 直径 ( 以 有 效 
孔径 计 ) ;为 暗箱 物镜 焦距 {a7 为 
暗箱 物镜 的 相对 孔径 } :e 为 焦 面 与 光 
轴 的 夹 角 。 焦 面 上 的 招 度 与 相对 孔径 
的 平方 成 正比 。 光 谱 仪 的 聚 光 本 领 一 
般 就 点 暗箱 物镜 的 相对 和 孔径 的 平方 表 
示 。 有 效 扎 径 越 大 ,暗箱 物镜 焦距 越 
短 . 刘 聚 光 本 领 就 越 强 。 摄 谱 仪 的 事 
JE GRA E HE AR I, HA A 
FCA SUL RGR TF HARA 
PRB central tendency 一 组 
测量 值 相对 集中 的 程度 。 测 里 值 是 以 
概率 取 值 的 随机 变量 ， 各 次 测量 值 并 
不 完全 相同 ,呈现 某 种 分 布 ， 如 分 析 
测试 中 的 测量 值 通常 成 正 态 分 布 ， 各 
次 测量 值 具有 一 定 的 离散 性 ,但 出 现 
在 分 布 中 心 的 测量 值 居 多 数 。 此 即 测 
量 值 的 集中 趋势 。 用 来 表征 此 种 集中 
趋势 的 参数 有 平均 值 、 中 位 值 和 众 
数 ， 其 中 用 得 最 包 的 是 算术 平均 植 ， 


2 


| 它 是 一 组 测量 值 中 出 现 概率 最 大 的 测 


if. 

SUSU ERAE (1%) 2 geometrics stand- 
ard deviation ”表征 一 组 遵从 对 数 正 
态 分 布 测量 值 离散 性 前 特征 参数 。 若 
WRAP RAHA EES 
分 布 ， 则 其 方差 


2 te¢ 2 
Oy. =D OE ti Hgs) 


将 o BEABA cz = Ig"! 
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rpo 称 为 几何 方差 KARÉ o, 
BOWL AAR ME CRO Æ. 

LEHE geometric mean # 
征 组 遵从 对 数 正 态 分 布 测 量 值 集中 
趋势 的 特征 参数 。 若 一 组 测量 值 转 换 
AAAS MO AE AS oH, W 
平 岁 值 


1 2 
lg x, = PE? lg x, 


# lg z, 取 反 对 数 后 得 到 的 值 k, BE 
Aa SAAT FA 

几何 异物 位 的 鉴别 
of geometry isomer 利用 红外 光谱 可 
鉴别 几何 簿 构 体 。 对 乏 反 式 异 构 体 中 
的 双 键 处 于 分 子 对 称 中 心 TEST oe 


动 中 键 的 偶 极 矩 变化 极 小 ， 王 此 在 光 
谱 中 不 出 现 双 键 吸收 峰 、 顺 式 异 构 体 | 


AHPC, BERERE, HAH 
显 的 双 键 特征 峰 ， 以 此 可 区 分 顺 、 反 


AM. AMES, TARA | 


PAK St TE RR, A 
此 ， 双 键 的 特征 峰 前 者 弱 ， 后 者 强 。 
计量 管理 metrological management 
为 国民 经 济 各 个 领域 中 提供 计量 保证 
所 开展 的 各 项 管理 工作 。 从 工作 性 质 
上 可 以 分 为 法 制 的 、 行 政 的 和 技术 的 
计量 管理 。 从 工作 肉 容 上 可 以 分 为 计 
BA. EEI. HEREN, HE 


Wik. 计 最 检定 、 计量 器 其 等 | 


管理 。 
计量 监督 metrological supervision 
按照 计 重 法 律 和 计量 法 规 的 变 求 所 进 


行 的 带 强制 性 的 计量 符 理 。 包 括 计 量 | 


单位 制 的 使 用 ， 计 量 器 具 的 检定 、 制 
i. H.C. HEC, itt 


identification | 


WIE, PRR. AA, 3 
违法 行为 的 处 罚 等 都 属于 计量 监督 的 
范围 . 

计量 检定 metrological verification 
为 评定 计量 器 具 的 计 贡 特性， 确定 其 
是 省 合格 所 进行 的 爹 部 工作 。 它 的 对 


， 锭 包括 计量 器 县 和 标准 物质 ， 其 目的 


ERG EHEN- -和 潮 源 性 ， 是 量 值 
传递 的 重要 形式 和 确保 计量 器 只 准确 


， 一 致 的 重要 措施 。 它 是 国家 对 测量 的 


监督 ， 具 有 法 律 性 。 

计量 检定 规程 metrological verfi- 
cation regulation 对 计量 器 具 的 计 其 
TERE, BE HM. BEAR. RE 
期 以 及 检定 数据 的 处 理 所 做 的 技术 规 
定 。 和 包括 国家 计 基 检定 规程 、 地 方 和 
部 门 计量 检定 规程 。 它 是 国家 法 定性 
RARE, BH REAL HH Ba 
叔 。 是 进行 技术 检定 的 依据 ， 以 确保 
计 重 器具 准确 - : 致 、 量 值 能 在 允许 差 
HBA MBAS A. 

计量 认证 metrological accreditation 
政府 计量 行政 主管 部 门 对 向 社会 提供 
公正 数据 的 技术 机 构 的 计量 检定 和 测 
试 的 能 力 、 可 靠 性 和 会 正 性 所 进行 的 
考核 和 证 明 。 经 计量 考核 合格 、 并 获 
得 政府 计量 行政 主管 部 门 授权 的 技术 
机构 ,证 明 其 有 为 社会 提供 公证 数据 
的 资格 ， 由 它 提供 的 数据 具有 法 律 效 
J: 计量 认证 人 台 格 的 单位 设 有 专门 的 
we 

计时 电流 法 chroncamperometry 
在 电 分 析 化 学 中 ,通过 电位 阶 路 ， 记 
录 电 访 - 时 间 关 系 的 方法 。. 一 般 用 于 
电极 过 程 动力 学 的 研究 ， 
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计时 电势 {位 ) 法 chronopotenti- 
ometry 在 电 分 析 化 学 中 . Te 
阶 蚂 ,记录 电极 电位 -时 间 关 系 的 方 
E. BLAMES) OTe. FUR ee 
HB Ae i ER SE TEE RACE A A 
HR o 

ithtar chronometric method 
建立 在 测量 电化 学 讯号 《如 电流 、 


BERE 与 时 间 关 系 基础 上 的 
方法 。 可 分 为 计时 电流 法 、 计 时 电位 


法 和 计时 库仑 法 等 。 

计时 库仑 法 cbmnocoulometm 在 
电 分 析 化 学 中 ， 通 过 电位 阶 跃 .记录 
电量 -时 间 关 系 的 方法 。 一 般 用 于 电 
极 过 程 动力 学 的 研究 ， 对 研究 电话 性 
物质 的 吸附 作用 特别 有 用 。 

it coun rate 
获得 的 计数 ， 常 用 英文 count per see- 
ond 的 缩 互 CPS 米 表 示 。 是 强度 的 -- 
种 计量 单位 ， 

计算 分 光 光 度 法 computational 
apectrophotometry ”是 将 计算 数学 弛 


检测 器 中 每 秒 | 


人 分光 光度 法 ， 用 数学 方法 处 理 分 光 | 
光度 法 测量 数据 ， 并 完成 测定 的 一 种 | 


方法 。 传 统 的 分 光 光 度 法 适用 对 象 较 
广 ， 有 灵敏度 较 高 、 精 密度 也 较 好 ， 仪 
器 设备 相对 简单 、 价 廉 。 但 此 法 突出 
的 缺点 是 只 能 测定 单一 组 分 ， 当 共存 
组 分 相互 干扰 时 ， 需 经 分 离 或 掩蔽 等 
AREER. HARE SOT RMR 
法 「 即 化 学 计量 学 方法 ) 处 理 相互 
PRERE RIRE, HEAT LA 
“数学 分 离 ” 代 葵 或 部 分 代 蔡 化 学 分 
座 ， 达 到 多 个 组 分 同时 测定 的 目的 。 
常用 的 计算 分 光 光 度 法 有 儿 元 线性 回 


| 重 时 会 影响 分 析 结果 ， 


H (MLR), E W 4) FTA KR 
(PCR7 、 偏 最 小 二 乘法 (PLS), E 
Re (KF) 等。 目前 在 实际 应 


”用 中 ， 这 种 采用 计算 数学 方法 处 理 分 


析 数 据 的 方法 已 被 推 广 到 电 分 析 化 
学 、 色 谱 分 析 等 其 他 分 析 领 域 。 
计算 误差 computational eror 在 
计算 过程 中 ， 由 于 将 复杂 的 表达 式 以 
近似 式 代替 ,或 由 于 数字 修 约 而 产生 
的 误差 

ilie memory peak = PR FRB 
峰 。 它 是 指 在 前 次 色 详 测定 中 的 样品 


| 组 分 在 下 一 次 的 色谱 测定 中 ， 又 以 同 


样 的 保留 时 间 重 新 出 现 一 个 色谱 峰 
【一般 比 较 小 ?)。 IMAL, 7 
应 设法 避免 

记忆 效应 memory effect 在 不 同 
的 学 科 领 域 有 不 同 的 含义 。 在 原子 吸 
收 光谱 分 析 中 ， 是 指 前 次 测定 时 被 测 
元 素 未 能 完全 清除 而 造成 对 随后 调 定 
的 影响 。 在 火焰 原子 吸收 光谱 和 分析 
Bt, FORMAT RE ASR, PE 
SiLS PAPER AA MR, E 
成 对 后 续 试 样 测定 的 影响 ， 使 测定 结 
Re. FG PRT Eb 
Bf, ly TE EE ee HE HE, 
物 , SR ERS Sb Oye EG RP 
A, BO ae ee a ERE 
BOR 2 Pas aE, EIR 
后 的 除 残 阶 段 又 未 能 将 它们 完全 除 
去 ,使 得 在 下 次 测定 其 他 试 样 时 义 逐 
斯 缓慢 地 燕 发 出 来 。 在 石墨 炉 源 子 吸 
收 分 析 中 ， 它 导 臻 原子 吸收 信号 曲线 
eB, RAR. BURRS 
ei. OSE, FT hE 
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ie, 在 气相 色谱 分 析 中 ， 尤 其 
是 测定 含 极 性 组 分 混合 物 时 ， 样 曲 
其 汽化 室 向 检测 器 移动 的 过 程 中 ， 
由 于 部 分 极 性 组 分 可 能 在 茶 一 部 
fiz. ane. fh ABE DEORE SE Pa R, 
PRE AD He A eT ak FE YE OR 
FR WH BY A BY, 这些 被 吸附 
ah Bi BY A 28 D EE A a 
RBG Big. TR E Ë 
中 ， 当 改换 … 种 许 脱 溶剂 时 ， 踪 留 
在 色谱 村 上 的 组 分 就 会 被 洗 脱 下 来 
并 以 色谱 峰 的 形式 出 现 。 记忆 就 应 
对 色谱 的 定性 和 定量 分 析 均 有 十 
就 ， 因 此 应 于 避免 或 设法 消除 。 
技术 法 规 technical regulation 由 
权力 机 构 通 过 的 有 约束 力 的 规定 技术 
刻 求 的 法 律 性 文件 。 它 当 接 规定 或 引 
用 或 包括 标准 、 技 术 规范 或 规程 的 内 
容 而 提 殿 技术 要 求 的 法 规 。 它 有 时 还 
包括 一 些 方 法 性 条 文 ， 简 述 符合 法 规 


技术 规范 technical specification 
规定 产品 、 过 程 或 服务 应 满足 的 技术 
要 求 的 文件 。 它 可 以 是 标准 、 标 准 的 
一 部 分 或 与 标准 无 关 的 独立 的 文件 。 
在 技术 规范 中 ， 规 定 了 应 满足 的 技术 
要 求 是否 达到 的 检查 和 检验 方法 。 

剂量 -到 应 曲线 dose-response 
cuve 表示 一 种 化 学 物 的 剂量 与 群 
体 中 呈现 某 种 效应 并 达到 一 定 强度 的 
个 体 在 群体 所 占 的 比例 之 间 的 关系 的 
曲线 。 例 如 半数 致死 量 就 是 表示 剂量 
SET RRIF. 一般 以 剂量 为 横 
坐标 ， 以 反应 次 办 坐标 给 制剂 量 - 反 
应 曲线 。 毒 理学 剂量 -反应 曲线 主要 


APRA, HAR, MAR 
S RRR, 

加 合 高 子 中 性 分 子 
性 与 离子 B 或 B 加 合 后 形成 的 
[M+B] 或 EM+B] 离子 例如 ， 
[M+MNal*, [M+NH,]*, [M+ 
Cl] 等 。 通 过 加 合 离子 可 以 获得 分 
子 量 信 息 。 

加 和 和 法则 sum mle Æ X HR 
HHS, MTAA AWR 
ERRARE ARAR, A 
这 条 经验 规律 ， 在 一 组 多重 线 的 始 态 
或 终 态 能 级 的 臂 裂 可 以 忽略 或 谱 线 产 
生 于 同 … 单 个 不 可 分 的 能 级 《如 开 
能 级 ) 时 ,波长 相近 的 双 钱 如 Ka 
和 Ko, 辐射 ， 其 相对 强度 可 由 始 态 或 
STAY SS AMADOR. SBR 
的 统计 加 权 g; =2+1, RP, J 为 
内 基于 数 。 对 于 LL 和 芋 王 能 级 ,J 
分 别 为 3/2 和 1“2， 故 其 统计 权重 此 
分 别 为 4 和 2， 即 Ko, 辐射 的 强度 应 
A Ke, 辐射 的 两 倍 ， 这 与 实验 结果 十 
分 接近 。 用 这 条 规则 估算 工 系谱 线 的 
HERIR REE K 系 更 复杂 些 , 但 谱 线 
相对 强度 的 大 小 , HEB BS 
决定 。 

MALE weighted regression i} 
用 加 检 最 小 二 乘法 氢 合 回归 方程 和 回 
归 线 。 如 果 建 立 回归 方程 和 回归 线 的 
各 试验 点 的 精度 不 同 ， 对 各 试验 点 赋 
予 与 它们 精度 相应 的 权 值 ， 以 使 得 各 
试验 点 的 精度 避 持 一 致 。 

加 权 平 均值 weighted mean 对 各 
测量 值 加 权 后 计算 出 的 算术 平均 值 ， 
是 全 部 加 权 值 之 和 除 以 总 权 值 ， 


adduct ion 
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ee 
is 


1 
Ew, 
i=l 


I, = 


Wes, HAS. MPRA -组 
不 等 精度 测量 值 中 出 现 概率 最 大 的 
A, 是 总 体 平均 值 j MRE. 
加 权 平 均值 的 标准 偏差 
deviation of weighted mean 


平均 值 离散 性 的 特征 参数 ， 记 为 a 。 


人 在 有 限 次 训 量 中 ， 可 用 样本 加 要 平均 


慎 的 方差 55 feito, 


RH, S 和 = 分 别 赴 测定 m 个 平均 
值 中 第 守 个 平均 值 的 方差 与 测 
量 次 数 。 

RBs RH weighted least 
square method 在 一 组 不 等 精度 的 测 


平方 和 最 小 : 

Q. = Ew Cy ~ ¥ YP? 

= Žu, Ly,- 《e+ 天 小] 

式 中 ， Ww; EAE. 通过 求 极 小 ， 令 
0 52: o, 求 得 a 55, Be 
Sr AR EWA 

MAR heating spray chamber 
HAMARRE. HA AIO, 
PRR TES te STR, MAT LL 
MEARE AR PMR TIL, KA 
ARE AD ERRA A Dt TAE, 


standard | 
EAW. AT BESS a REP 


结果 比较 ， 


表征 加 权 : 


:本 时 使 进入 火焰 的 干 气 洲 腔 量 增加 ， 


提高 广 样品 的 利用 效率 。 加 热 的 方式 
有 电热 经 加 热 ， 红 外 线 照 射 ， 高 频 加 


RP, wv, ERIR, w,=n/S'; Se AF 


如 速 腐 他 试 验 accelerated corro- 
sion test “在 比 使 用 条 件 更 苛刻 的 条 
件 下 进行 的 腐蚀 试验 ， 目 的 是 在 比 实 
际 使 用 条 件 更 短 的 时 间 内 预 油 长 期 腐 


一 般 加 速 试验 不 可 改变 实 
际 使 用 条 件 的 腐蚀 机 理 。 
加 如 器 质谱 似 


accelerator mass 


: spectrometer; AMS 质谱 仪 的 一 种 ， 


用 来 测量 长 寿命 放射 性 和 部 分 稳定 性 
核 泰 的 同位 素 丰 度 ， 从 而 推测 被 测 样 
品 的 年 龄 或 进行 同位 素 示 踪 。 主 要 用 
FREER. AT. mE, BAS 
域 的 分 析 。 该 方法 的 主要 优点 是 灵敏 
EER, Be C/O C 则 位 素 丰 度 比 
可 达到 LO"; HERRED, pg ~ mg 


基 值 中 ， 基 佳 值 能 使 各 测量 值 的 加 权 


MRSA ARR accelerated sol- 
vent extraction method 简称 ASE 法 。 
是 一 种 在 提高 温度 和 压力 的 条 性 下 ， 
用 有 机 溶剂 蔡 取 的 自动 化 方法 ， 茸 取 
温度 在 150 ~ 200T, EHE 3.3 ~ 
19. 8MHPa。 温 度 和 压力 的 提高 可 使 接 
BHR SMM BRR, FARE 
RE, mer 
北 速 度 。 提 高 压力 是 为 了 在 高 于 常 压 
沸点 温度 的 情况 下 保持 提取 溶剂 为 液 
态 。ASE 主要 应 用 于 环境 分 析 及 农药 
REHMET. 

INRA 


cation in presence of salt 


extraction rectifi- 


同时 加 入 盐 
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UE LSE TT SD BS, CAE RR 
KRG ARES WE. ROE 
RBM AR ATS Ro R 
相对 挥发 度 ， 人 也 溶剂 用 量 大 ， 操 作成 


A, TREAT OP RR | 


A, 但 固体 物料 输送 不 重 ， 鼻 的 回收 
REW. Mi Ae CH EF? TM 
ACR AUR TBS OR 
IAA ATER AEA BU. oe 
Ae T a7) FA Bt Aas. PERE 


持 液体 分 离 剂 易 循环 和 回收 ,使 于 在 


工业 生产 上 实现 的 优点 例如 用 精 饮 
靶 分 离 乙 醇 与 水 的 混合 物 无 法 制 取 无 


水 乙醇 。 加 入 体积 比 为 1: 1 的 乙 二 
醇和 醋酸 钾 至 分 离 体系 中 。 乙 醇 对 水 
相对 挥发 度 比 木 加 醋酸 钾 时 提高 了 | 


30% VA, By 获得 99.5% KICKS 


BA, AAR AG BA 4 ~ 5 


稍 体 积 的 乙 we. 


REW sandwich chamber RES | 


Wo PME IE RHR Be 
ASF. EASE: 薄板 本 身 作 
ART — EE, -e ERR E 


WMH — RR, wb, | 
E. SRSA, ree | 


约 为 2 ~3mm， 川 夹子 夹 紧 ， 使 之 密 
HARS, H TaN ARDARA 
ARREN. ARARA 
PAM 2s VAT lS, WS ARR RNA 
AAA, FRSC EUR EL ADA AR 
开 的 效果 好 ， 

RRB HA sandwich zones tech- 
nique 是 FPA 实验 技术 之 --， 通过 
— Se 16 FLED SE He 6 FLERE, 
实现 由 一 个 载 流 载 带 3 eR 


中 的 试 液 顺 序 进 人 分 析 系 统 的 技术 ， 
见 下 图 。3 个 定量 环 的 采 小 方式 是 : 
O) MAWE; (2) 试 样 / 试 
剂 / 试 样 ; (3) 试 样 17 试 样 47 试 样 3 
等 。 它 较 侣 并 带 技术 更 方便 、 可 幕 ， 
旦 有 更 好 的 员工 庶 。 充 分 体现 痊 的 多 
功能 性 。 


RR，R| ，R; 一 试剂 ; S-Di 

夹杂 分 析 inclusion aasay ”对 钢 中 
夹杂 物 粒 度 评 级 的 形 杰 及 类 型 分 析 。 
钢 中 的 夹杂 物 状 况 对 钢材 的 质量 有 着 
重要 的 影 喧 。 进 行 夹 杂 分 析 时 ， 为 测 
定 组 戌 及 其 数量 ， 适 常用 电解 法 将 夹 
杂 物 从 钢 中 抽取 出 ， 再 用 氧化 性 酸 溶 
液 溶解 除去 渗 磋 体 等 碳化 物 ， 分 离 忠 
稳定 氧化 物 ， 用 精密 天 平 称 量 测 定 其 
Sit; 由 元 察 分析 (Si, Al, Ca, 
Mg、Fs 等 ) RBA RIMS. 
硫化 物 和 氮 忙 物 不 易 定量 地 分 离 出 ， 
常 在 电解 抽取 后 直接 测定 硫 和 氮 。X 
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HERMA N 
发 移 CMA} GTA PLAE THR 
HA PUR R RE aS. WE, 
分 布 、 体 积 百 分 率 等 多 种 数据 月 不 必 
抽取 分 离 . 

FAR AE cresol purple 是 -- 种 酸 
wei as Pl, HOE El (pH) 在 


7+6~92 之 间 。 它 在 酸性 溶液 中 显 | 


黄色 ， 碱 性 溶液 中 中 红 紫 色 。 
PEA MH methylama- 
审 基 再 二 和 酸 - 


ionic acid excretion test 


WE A FO ARR HE A 的 异 构 


hit Ps EEE OB, 辅酶 。 当 维 


生 率 B, 缺 对 上 时， 由 尿 排 洪 用 基 丙 二 i 


酸 的 量 增多 . 每 日 可 达 300mg 以 上 ， 

正常 人 每 日 排泄 量 不 起 过 Omg, 
PLR methyl red test 简称 

三 .及 试验. EBA PAH eM 


KERA RHES, MUTHA | 


Bhp -- #0 AREER. REENE 
FER, eA PO EA 
HE. PAR Ut — REDRA PE. 
ZAR. FL BRIS, fe E- 


EÈ JAI pH 值 由 7.5 降 到 | 


4.4 或 更 低 , 从 而 使 四 基 红 指示 剂 娠 
现 红 色 。 


REMES formol titration method ; 


一 种 测定 氨基 酸 总 量 的 方法 。 在 一 定 
PH 值 范 围 内 ， 毛 基 酸 中 酸性 一 
COOH 基 各 碱 性 一 NH, 基 相 互 作用 ， 
产生 中 性 的 内 盐 。 但 在 甲醛 溶液 存在 
时 ， 一 NH: WESTERNS, HAA 
HEERA th. ASR EO ee 
COOH, Milt a] Lit a 2 oe ie it. 
其 反应 式 如 下 


HCHO 
€—0H—— 


NaQH 
as RCH -- COOH 


NHCH,OH 
OH 

: 或 R 一 CH 一 C 一 0 
N(CH,OH), 

R—CH—COONa 
N=CH, 

R—CH--COOH 
HK cHo 

由 下 式 计 算 氮 基 酸 态 氮 舍 量 {质量 


百分数 ) 
。 所 基 酸 态 毛 售 且 = Xo xO. 14 


x LOO 

oc EAA tb Bi by EP R PR 
AE, mol- LU; V, 是 用 中 性 红 作 指 
i RIPE RT TA FES SL OA ER eK 
积 ，mi; K ERA ENUEI aH 
WENA SSL EPR, 
ml; m fe Pr BBE GS eB E A E 
E, a: 014 2 RW RRB 
量 , g’ mmol’, 

FAAS EA a-fetoprotein; AFP; 
oa-FP JP Hi BA h OD Bt E A AF Ha E 
， 生 ， 是 胎儿 特有 的 一 种 精 蛋 白 ， 分 子 
H65-7.07, FFARR 
(<20pg “LL ')， 当 肝 细 胞 恶变 时 ， 
”含量 大 大 升 高 。AFP 的 检测 对 看 活性 
| APSARA AEA MAL, A 
i ERRE, ERREEN, et 
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OTE RS ACL UT Re AFP。 产 前 
检测 羊水 AFP 有 助 于 发 现 异常 妊娠 ， 
WAJAN, ROL.. 

FEUER ASUS Bia A E ej Oe 
releasing hormonestimulalion test 静脉 
TESTE ATR DR RR PE a 400kE 后 
90min 测定 血清 中 促 申 状 腺 激素 水 
平 。 牌 体 功能 误 竟 所 笋 的 甲状 腺 功能 
ROR, MI PE PRR EIRE, 
AR A a, Gee RR 
功能 减低 时 ， 对 刺激 试验 反应 增强 .。 

(au ghost peak XRRR, +b 
来 峰 。 它 是 色谱 分 析 中 本 不 应 该 出 现 
的 组 分 的 色谱 峰 . 出 现 假 峰 的 原因 各 
式 各 样 ， 如 在 程序 升温 气相 色谱 法 
中 ， 进 样 系统 的 隔膜 材料 性 能 不 好 ， 
色谱 柱 的 固定 液 流 失 等 者 会 出 现 一 系 
列 的 假 峰 .。 当 分 析 某 些 热 不 稳定 的 化 
合 物 如 英 燃 类 等 ， 以 及 当 色 谱系 统 在 
在 有 催化 效应 时 ， 也 会 在 色谱 图 中 出 
现 热 分 解 或 催化 分 解 产物 的 色谱 峰 ， 
这 些 峰 的 高 度 和 区 域 宽度 往往 是 会 变 
化 的 ， 不 能 代表 组 分 的 真实 分 布 ， 故 
称 为 假 峰 。 

假设 检验 hypothesis test 根据 样 
本 数据 来 检验 关于 总 体 参 数 的 假设 ， 
以 判断 总 体 分 布 是 否 具有 指定 的 特 
征 . 如果 不知 道 随机 变量 分 布 的 函数 
形式 ， 只 是 假设 其 其 有 某 种 分 布 形 
A, BRAS ER. PHAR 
通过 检验 特征 分 布 参数 来 证 实 。 假设 
检验 是 先 对 被 检验 的 特性 参数 做 出 统 
FEE Hy. POA RIB. FEE M 
上 成立， 然后 检验 H 同样 本 数据 是 次 
存在 显著 性 矛盾 。 如 果 不 存在 显著 性 


thyrotd- | 


矛盾 ， 就 接受 所 ; 如 果 存 在 显著 的 
矛盾， MIA 向， 而 代 之 以 接受 另 
-个 称 为 备 择 假设 的 统计 假设 总。 
EH valence band structure 


| 在 国体 样品 中 ， 由 于 原子 和 分 子 不 再 


是 分 离 态 的 物质 ， 而 是 相互 作用 形成 
案 集 体 ， 所 以 该 类 物质 的 价 电 子 结构 
不 能 再 用 简单 的 自由 原子 或 分 子 的 分 


| 型 能 级 来 描述 。 由 于 能 级 的 相互 作用 


和 组 会 ， 形 成 的 不 再 是 分 裂 的 能 级 而 
是 形成 了 连续 的 带 状 分 布 。 这 种 价 电 
子 的 电子 密度 分 布 结构 称 为 价 带 结 
构 ， 也 可 以 称 为 能 带 结构 。 

价 带 谱 valence band spectroscopy 
价 带 谱 反应 了 央 体 价 带 结构 的 信息 ， 
由 于 处 射线 光电 子 能 庶 (XPS) 价 带 
湾 与 固体 的 能 带 结 构 有 关 ， 因 此 可 以 
提供 固体 材料 的 电子 结构 信息 。 但 由 
于 XPS 价 带 谱 不 能 直接 反映 能 带 结 
构 ， 还 必须 径 过 复杂 的 理论 处 理 和 计 
算 。 因 此 ， 在 XPS 价 带 谱 的 狐 究 中 ， 
一 般 采 用 XPS 价 带 谱 结构 的 比较 进 
行 研究 ， 而 理论 分 析 相 应 较 少 。 

rae valence analysis 对 基 
元 素 在 环境 中 存在 的 各 种 氧化 态 分 别 
进行 测定 的 方法 ， 是 在 分 子 水 平 上 进 
行 污染 物 形 态 分 析 的 重要 内 容 。 确 定 
氧化 态 无 圭 定 程序 ， 系 根据 其 反应 性 
能 、 类 型 及 生成 物化 学 组 成 的 不 后 ， 
用 多 种 方法 结合 进行 ， 必 须 亿 样品 处 
理 , 和 包括 样品 保存 这 一 步 就 并 
始 注 意 。 

架 桥 化 阅 定 法 bridging immobi- 
lization FAS ORG, tote 
SMEART. HEHA, RERE 
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HIERA. MA TTEN EE T ER BY 
酶 而 定 化 方法 。 

间断 洗 脱 色谱 法 interrupted-elu- 
tion chromatography 用 不 间 组 成 或 不 
问 浓度 的 淋 洗 液 ， 不 连续 地 分 别 洗 脱 


保留 在 色谱 桂 上 的 不 同性 质 的 物质 组 | 


分 。 在 制备 色谱 中 常 采用 间断 
洗 脱 法 。 

间隔 分 段 嚣 ”segmentor 又 称 相 分 
了 配器。 使 有 机 析 利水 相 在 昔 取 管 中 分 
ARIS HHR. ARERR 


入 有 机 由， 改变 铀 管 口 与 揪 人 的 荃 取 | 


盘 管 口 之 问 的 距离 ， 可 有 效 地 调节 两 
FAA REALL, BDA BL AK AR 
EA, EAI BET ERR 
间接 测量 法 indirect method of 
HUME SRA A 


measurement 


PRAKASH, ARARE 


的 量 值 的 测量 方法 。 例 如 ， 通 过 测量 
导体 电阻 、 长 度 和 截面 积 确定 电 限 
率 ， 在 光度 分 析 中 ， 通 过 测量 入 射 光 
与 透射 兴 强 确定 吸光 度 值 。 

fa) ES IESE ESE indirect spectro- 
Photometry 利用 各 种 间接 方法 对 被 
WRT TOR MEME. Bil 
如 ， 利 用 氟 离 子 与 错 的 配 位 作用 可 使 
Fi SOG RAR RE LSE So 
色 的 作用 , Hie ee. 

间接 光度 检测) 离子 色谱 法 
indirect Photometrie ion chromatography 
将 离子 色谱 分 离 与 间接 光度 检测 结合 
起 来 的 色谱 分 析 方 法 。 一 般 情 况 下 间 
接 光 度 检 测 指 的 是 间接 紫外 玻 收 光谱 


检测 。 天 部 分 无 机 离子 和 部 分 有 机 离 | 


子 在 菜 外 区 无 吸收 ,可 以 使 用 有 较 强 


繁 外 吸收 的 淋 洗 剂 或 离子 对 试剂 ， 检 
测 信 号 是 样品 离子 流出 时 流动 相 紫 外 
吸收 的 减 小 值 。 

IRI (HM) SHR indi- 
reci photometric chromatography 32 FA 
间接 光度 检测 技术 检测 无 紫外 吸收 样 
品 的 被 相 色 谱 分 析 方 法 。 一 般 情况 下 
间接 光度 检测 指 的 是 间接 紫外 吸收 检 
洞 。 它 是 在 流动 相 中 加 人 有 较 强 紫外 
吸收 的 试剂 这 种 紫外 吸 卜 试剂 在 离 
FAR PARSER TA, LER Rt 
色谱 中 称 离 子 对 探 针 ， 在 普通 液 相 色 
谱 中 称 紫 外 显 色 试 齐 。 间 接 光 诬 检 测 
在 离子 色谱 中 应 用 得 最 多 。 

交接 检测 indirect detection ZER 
测 中 ， 检 测 信号 不 是 来 自 样 品 本 身 ， 
而 是 来 自 背 景 电解 质 离子 。 通 过 相对 
于 稳 态 时 背 据 信号 的 变化 进行 样品 的 
溶质 测定 。 

(ete SEM RY indirect hemaggluti- 
nation 这 是 用 已 知 抗 原 致 age £7 AR fl 
检测 抗体 的 一 种 血清 学 方法 。 许 多 不 
能 引起 直接 青 凝 反应 的 病原 微生物 的 
抗原 物质 ， 可 将 其 抗原 成 分 吸附 
【或 结合 ) 在 D 章 人 红细胞 或 缚 羊 红 
细胞 上 。 这 种 抗原 致 敏 红 细胞 车 与 相 
MARA, OR AE MD BE, BRET 
血 凝 反应 。 此 反应 由 于 吸附 于 红细胞 
表面 上 的 抗原 与 其 相应 抗体 发 生 结 合 
时 ， 红 细胞 被 动 地 效 集 在 一 起 ， 变 又 
PR MRR. KZ, WE AD 
体 吸 附 〈 或 结合 ) ZEST, Gh 
过 血 餐 反映 以 答 测 相应 的 较 原 ，、 刚 称 
为 反 向 间接 奖 集 反应 。 这 是 利用 特异 
性 抗体 致 敏 红细胞， 对 相应 抗原 其 有 
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敏感 性 ， 通 过 抗原 抗体 的 特异 性 结合 
历 出 现 血 凝 现象 ,红细胞 起 到 载体 的 
作用 ， 使 微 其 可 溶性 抗原 抗体 的 结合 
AT AER BT OL rer EI Se FEV) EE 


凝 反应 中 ， 可 济 性 抗原 先 与 抗体 反 | 


应 ， 以 后 再 测 些 抗体 能 得 与 吸附 抗原 
的 红细胞 发 生 凝 集 。 如 抗体 已 与 可 溶 
性 抗 康 抗 体 结合 ， 它 就 不 再 使 级 附 抗 
SAB 0 a Hd Ae BERR, BAY it i BE 
Re. EA AT a ee OT CE. 
Fi) Be A BE Fac ie E — a EK 


的 方法 ， 可 检测 病人 血清 中 相应 的 抗 ， 


ik}, REA BARR, eM 
状 腺 球 恒 口 抗体 、 类 风湿 因子 、 抗 
DNA 抗体 等 . Metal HE oth HE Me E 
KATNR ORR. a 
等 } 作为 传染 病 早 期 快速 诊断 的 方 
法 ,还 可 用 于 研究 人 和 动物 组 织 搞 
原 ， 激 素 抗 原 的 检测 。 

HE SE ERE indirect fluorescence 
method ”对 于 不 发 荣光 或 荧光 量子 产 
率 很 低 的 物质 可 用 同 接 荧光 法 测定 。 
ERIE A SH, SAR 
PER. Ce Ae EEE 


物质 转变 为 适合 于 测定 的 荧光 物质 的 i 


方法 ,许多 无 机 金属 离子 通过 与 有 机 
BEES HL BR AE Be BR ERE Dy AT 
定 ; 不 发 荧光 的 有 机 物 可 以 通过 光 化 
学 反应 、 降 解 反 应 、 氧 化 还 原 反 应 、 
偶 联 反应 、 缩 合 反应 或 酶 催化 反应 等 
转化 为 荧光 衍生 物 。 第 二 种 间接 荣光 
BERR, WOR A EEH 
RIAA DR RBI. Bat 


i 


将 的 方法 也 可 以 进行 间接 欧 光 测定 。 
作为 敏 化 剂 的 -种 和 鞠 质 吸光 后 将 能 量 


传递 给 发 光 物 质 ， 测 定 发 光 物 质 荧光 
| 强度 的 方法 称 为 敏 化 荧光 法 。 


间接 荧光 检测 indirect fluores- 
cence detection 将 不 县 有 荧光 性 质 
的 样品 通过 化 学 入 生 转 变 成 具有 荧光 
发 射 或 荧光 阅 灭 性 质 的 物质 后 进行 检 
测 的 方法 。 

间接 蓉 光 抗体 技术 indirect Due 
rescent antibody technique 用 于 检测 
Tie. HIRSH 
体 不 直接 与 待 检 的 分 子 结 人 对， 得 可 与 
中 介 的 抗体 或 抗原 结合 ， 使 敏感 性 增 
i, PRIS AR SURE ate 
术 、 菊 光标 记 的 抗 补体 血清 技术 等 。 

间接 原子 最 收 光 廊 法 indirect 
atomic absorption spectrometry 利用 
被 测 元 素 或 组 分 与 可 用 原子 吸收 光 诬 
AEM TCR Eee, 9 


; 后 用 原子 吸收 光谱 法 测定 反应 产物 中 


或 未 能 反应 的 过 其 的 可 方便 测定 的 元 
素 ， 由 此 计算 被 测 元 素 或 织 分 的 含量 
的 方法 。 常 利用 沉 注 反应 、 络 合 反 
WM. PGR RY, RAS “AE 
学 放大 ”效应 以 及 干扰 效应 进行 同 
接 原 子 吸收 光谱 分 析 。 它 对 于 不 能 直 
接 用 原子 吸收 光谱 法 测定 的 阴 高 子 和 
ABLES. FERRIS ROH 
ADER RE A EET AE tT 
R. FRR ie FRE IR 
MF. C, Br, L S, P, As, Se 等 的 
测定 是 很 有 用 的 。 间 接 原 子 吸收 光谱 


量 获 光 强 度 的 下 降 可 以 间接 地 测定 待 | 法 可 以 提高 某 些 元 素 的 测定 灵敏 度 、 


浏 物 。 此 外 ， 利 用 能 量 转移 的 敏 化 发 


扩大 原子 吸收 光谱 法 的 应 用 范围 。 
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间接 紫外 检测 indirect ultraviolet 
detection 
FESR Cy I EE EMES, SCH 
FORE SPR LEE ih PET OB, RAR 
测 物 洗 脱 时 ， 流 动 相 的 背景 紫外 吸收 
很 高 ， 当 盛 紫 和 外 吸收 的 样品 洗 脱 下 来 


时 ， 将 使 流动 相 背 景 吸收 降低 ， 在 色 
谱 图 上 出 现 负 方向 的 色谱 峰 。 沪 方法 


在 离子 色谱 中 常用 来 检测 无 紫外 吸收 
的 无 机 离 F 
WARD 
Se th inh 
BT RRR BE cut-paper weighing 
method $ HPE Sap By > BM at we a 


scissoring vibration iL 


的 一 种 方法 。 将 色谱 峰 从 记录 的 色谱 ， 


图 纸 上 剪 下 来 【要求 记录 仪 用 纸 均 
多 ) ， 直 接 称 取 纸 的 质量 ， 作 为 相应 


这 种 方法 已 很 少 使 用 ,但 在 没 有 积分 


仪 或 工作 站 的 情况 下 ， 人 工 测 节 峰 面 


积 时 ， 尤 其 对 于 很 不 规则 的 鱼 谱 峰 的 
HHH, HKARARE, 

检测 灵敏 度 detection sensitivity 
即 检测 器 的 最 低 探 测 波 度 ， 了 到 决 于 最 


小 探测 贬值。 是 指 能 够 与 背景 分 辩 的 ， 
| 的 比值 来 表示 。 检 测 器 线性 范围 反映 


峰 的 最 低 计 数 ， 称 为 最 小 探测 峰值 ， 
RRM. RHR ee SHS 
有 关 ， 有 方法 本 身 的 限制 ， 也 有 仪器 
SRM], te RHI 
HEA, AP BULB RSH 
件 有 关 。 

检测 器 检测 限 detector detectabili- 
ty ”以 器 表示 ， 基 指 当 检测 器 能 产生 
的 信号 相当 等 于 2 们 噪声 ( 现 有 了 时 
FAS fi) 时 ， 检 测 姻 内 被 测 物 质 在 流 


在 液 相 色 谱 中 、 用 含有 强 | p=! 


| wa 


动 相 中 的 波 度 或 质量 。 检 测 器 检测 原 
竺 ， 式 中 ，w 为 噪声 〈 即 基线 的 


LA mV A RR); 5 为 检测 


器 灵敏 度 (LL mV: ml mg 或 其 他 


| 适当 方式 表示 )。 在 通常 的 分 析 中 ， 


色谱 峰 的 信号 应 大 于 2 RH 
eh 

fe SEA BE detector sensitivity 
ASET, PRAMS AH ie E 
AE aa eS, ti RR EE Aa e 
随 进 样 量 的 变化 率 。 检 测 器 灵敏 度 的 


表达 式 为 S= 人 0， AF, AQ 为 进 样 
量 的 变化 ; AR 为 检测 器 响应 信号 的 


| 变化 。 对 法度 型 检测 器 ， 灵敏度 的 单 


wea ME HEE. a PBR Yes, | 位 为 mw .ml 


-mg 或 mv. ml > 
mi! ; ARERR, RR A 
位 为 mV .sg 或 A sg! 
检测 器 线性 范围 。 detector linear 
range THiS SRM 
BY AR Ht LER HES ALAR, TUAR 
ERMA i BA Lp EE AD 
上 比 香 或 线性 范 赎 内 样品 浓度 上 、 上 限 


了 检测 器 对 样品 不 局 深度 的 造 应 性 ， 
比值 越 宽 ， 说 明 在 定量 分 析 中 可 能 测 
定 的 浓度 范围 就 越 大 。 

检测 依附 核 的 极 化 增强 实验 ”po- 
larization enhancement during attached 
nucleus testing; PENDENT 一 .种 利 
用 极 化 转 穆 技 术 区 分 {CH,) (n=l, 
2,3) 基 闭 的 方法 。 它 是 无 固 变 的 
极 化 转移 增强 方法 (DEPT) 的 改进 ， 
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一 次 实验 可 获得 区 分 (CH,) BA | 
的 ?3C 共振 和 信息。 信号 相位 也 不 易 招 | 


H., BLT RR BC RLS ERR 
法 (INEPET)。 其 脉冲 序列 如 下 


DC IRM HE 90S - -— 1809 


1 BBR 907 -n (gz) - 180% -7,-90° 


检 出 水 平 detection level 在 对 异 ! 
常 值 进行 统计 检验 时 ， 指 定 为 检 出 异 
常 值 的 显 善 性 水 平 a。 一般 取 = 
0.05 或 a =0. 10, 指定 为 检 出 高 麻 异 
常 的 异常 值 的 显著 性 水 平 e =0.01， 
称 为 舍弃 水 平 ， 又 称 删 除 水 平 。 

检 出 限 detection limit ”能 产生 一 
个 确证 在 试 样 中 疗 在 被 测 组 分 的 分 析 | 
信号 所 需要 的 该 组 分 的 最 小 含量 或 最 
小 铺 度 。 检 出 限 的 定量 定义 是 : EWN | 
量 误差 苯 从 正人 态 分 布 的 条 件 下 ， 能 用 
该 分 析 方 法 以 适当 冒 信和 度 (通常 取 
置信 度 99.79% ) 检 出 被 测 组 分 的 最 
小 最 或 最 小 浓度 。 可 由 最 小 检 潮 信和 号 
值 与 空白 噪声 导出 ， 最 小 检 击 量 和 最 
小 栓 出 浓度 分 别 以 印 Mle, 表示。 

4, -A, 35, 
和 
A, -和 38， 
aop y 
式 中 , A EA tE ih TE e h k E 
MRSA 2 67 fa S PER; A, 是 


90°_, 


1807 (RR FID), 


-y -1( gf) - 1802 -7 -4# 


对 空白 样品 进行 足够 多 次 (例如 20 
次 ) 测量 所 测 得 的 空白 信号 平均 值 ; 


| S 是 测量 的 标准 偏差 ;5 ERKEK 


校正 曲线 的 斜率 ， 它 表示 被 测 组 分 含 
基 或 浓度 改变 一 个 单位 时 分 析 信 号 的 
变化 量 ， 即 灵 铬 度 。 检 出 限 是 表征 分 
析 方 法 检测 能 力 的 一 个 参数 ， 评 价 分 
析 方 法 的 一 个 基本 指标 。 

检 出 限 的 控制 ”eontrol of detection 
limit 在 分 析 测 试 中 为 使 检 出 限 控制 
在 尽 可 能 的 最 低 水 平 所 实施 的 有 计划 
HAS. RRR ps a Ee 
METH, BRAGA RE 
化 ， 以 降低 空白 噪声 。 当 被 测量 水 平 
低 于 3 SOR, We ee 


i 的 ; 等 于 3 RSA, AE 


EHR, 测定 最 值 是 可 靠 的 ;等 于 和 
大 于 10 ATARA, AREH 
定量 测定 。 参 见 检 出 限 条 。 

检 出 'H 的 异 核 单 量子 相干 实验 
'H detected heteronuclear single quan- 
tum coherence; HSQC 脉冲 序列 如 下 


t i. 
‘HWM 90° -7 180° -r -90° —5--180°-5--90° -r -180°-7 -采集 FID (n) 


2 


oci 
其 中 rr=17f47 序列 中 fi 演化 
MERI H fA GET C 化 学 位 秽 调 
HH, 赋予 5 03C) 的 标识 。 其 前 后 分 
PEE AS oe Be j ha R iE BE 


180° 90° 


90°— 180° 
(INEPT) #IfZ INEPT, KA C 的 极 
六 增强 的 单 量 子 相干 .并 返回 给 'H 
后 采集 FID。HSQC 谱 形式 与 HMQC 
HAN, PRA RAS, AES 
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BF, RB) FRR AIR, 
因此 存 密集 的 ?C NMR HK, 具有 一 
Hitt. HOC 在 蛋白 质 结 构 分 析 
中 ， 是 获取 《一 下 ，N 一 H 异 核 相关 及 
分 子 片 的 连接 关系 的 最 基本 的 方法 . 
RWHARAS RTA RE 


quantum coherence; HMQC 借助 于 
FRZARSBA TE, AA HMQC 
脉冲 序列 产生 异 核 儿 量子 相干 ， 
由 'H 间接 检测 低 自然 丰 度 和 低 磁 旋 
Was CMP CL" NS) 的 方法 。 


'H detected heteronuclear multiple HMQC 基本 脉冲 序列 
o toy age Lf Ly 
1H 观测 核 90°? E 3 180 #73 e(z) 采集 FED, (tz ) 
ig 以 vee ore 90° 去 类 


90° 1/2 Joa) PE H 核 产生 反 相 横向 
磁化 ,30° ”CC) 脉 冲 使 之 转变 成 多 
量子 相干 ,演化 期 赋予 "C 化 学 位 
移 的 标记 ,并 交换 零 量子 拇 干 与 双 量 
子 相 和 干 项 ,最 后 90*("C) 使 双 量 子 相 
THERE RAIL. ARE 
HARM TSR TAT. 在 
HMQC iH H, F 域 是 X 核 (如 CC， 
TN) REEE F 域 为 'H 的 化 学 位 


BATTERS J MS, SH | 
线 对 应 有 .对 交叉 峰 ,其 中 点 是 该 "HE | 


的 化 学 位 移 , 

检定 ”verification ”通过 检查 和 提 
供 证 据 来 证 实 所 者 定 的 要 求 已 经 得 到 
满足 。 它 提供 了 …- 种 检查 测量 仪器 的 
示 值 和 相对 应 的 被 测量 的 已 知 和 值 之 间 
的 偏差 ,并 使 其 始终 小 于 有 关 测 有 量 设 
备 的 管理 标准 ,规程 和 规范 中 所 规定 
的 最 大 允许 误差 的 方法 ,并 根据 检定 
结果 作出 该 测量 仪器 恢复 使 用 ,调整 、 
修 理 、 降 级 或 报废 的 决定 、 

EE detection tube method 
一 种 定性 (或 半 定 量 ) 检 出 微量 气体 


浸透 了 显 色 剂 的 吸附 剂 ,两 端 拉 成 细 
管 以 易于 通 进 气 体 试 样 。 气 体 由 符 的 
一 端 导入 时 由 于 吸附 剂 颜色 变化 可 录 
误 地 检 出 某 种 气体 物质 的 存在 。 

检验 ”test 按照 规定 的 程序 ,为 了 
确定 给 定 的 产品 .材料 .设备 .生物 体 ， 
物理 现象 TS at aR Ss Pt 
多 种 特性 或 性 能 的 技术 操作 。 检验 时 
所 使 用 的 规定 技术 程序 , 称 为 检 
验方 法 。 

检验 统计 是 test statisties 简称 统 
计量 。 进 行 统 计 检 验 的 参量 ,是 一 个 
遵从 ~- 定 统计 分 布 的 随机 变量 ,不 包 
AMES A PEM AMS WE A 
数 ,日 概率 密度 函数 已 知 。 


1 = 一 
x = ela)’, 


{= ae z 
等 都 是 统计 量 , 可 分 别 用 来 检验 总 体 
方差 的 变化 总体 均值 与 两 方差 的 一 
臻 性。 利用 统计 量 可 以 对 被 估 和 参数 的 
数值 在 统计 上 进行 估计 


eR TE 


simple cleavage 


的 分 析 方 法 。 在 细 长 的 孩 璃 管 中 填充 i 谱 分 析 中 ,只 是 一 个 化 学 键 断 型 而 不 


394 jon MM 


EREHE, BORA RN, 
简单 格子 primitive lattice 按照 
法 国学 者 AL Bravais 的 准则 选 出 的 平 


行 六 兽 体 单位 格 于 ( 唱 胞 } ARAM | 
的 晶体 点 阵 。 素 晶 胞 的 特点 是 :在 每 ， 
| AS Ra S CA AIA 8) 和 面 外 
8 PALME AS, RAE | 


MERE PERT TEA BA ER 


AOA. AA - PTA Ea 
点 阵 点 在 晶体 点 阵 中 为 相 邻 的 8 个 等 
饲 的 平行 具 面 体 所 共享 ,所 以 ,每 个 素 
唱 胞 在 曲 体 点 阵 中 占 在 的 点 阵 点 的 数 
BAL. 


WEHE simple random sam- ` 


pling EREA EE — EE h AA fi eB 
的 概率 相同 的 抽样 。 所 抽 得 的 样本 ， 
称 为 随机 样本 它 适 用 于 均匀 的 样品 
总 体 ， 

WER normal vibration XÆ 
简 正方 式 。 由 个 原子 组 成 的 岁 原 子 


分 子 的 振动 ,可 以 看 做 是 由 许多 弹 签 | 


连接 起 来 的 小 球 构成 的 体系 的 振动 ， 
共有 3- 种 气动 方式 。 这 3n -6 种 
基本 振动 称 为 分 子 的 简 正 柑 动 。 对 钱 
型 分 子 应 有 3n -5 种 振动 方式 。 分 子 


简 正 振动 的 特点 是 ,分 子 质心 在 振动 | 


过 程 中 保持 不 变 , 分 子 整体 不 转动 ,每 
个 原子 都 在 其 平衡 位 置 附近 做 简 谐 据 
动 , 其 振动 频率 和 位 相 都 相同 , 即 每 个 
原子 同时 通过 此 平衡 位 置 ,并 在 同一 
时 间 达 到 最 大 位 移 值 。 分 子 中 任何 一 
个 复杂 振动 都 可 看 成 是 这 些 简 正 振动 
HI RAHA). ER 
本 上 可 分 为 个 缩 振动 "与 弯曲 振动 5 
两 大 类 。 伸 缩 拔 动 是 原子 洛 着 键 轴 方 
向 伸缩 使 键 长 发 生变 化 的 振动 ,分 为 


对 称 伸缩 振动 mw 和 反对 称 伸 缩 振动 
mx, 前 者 在 振动 时 各 键 同 时 伸 长 或 缩 
短 , 后 者 在 振动 时 其 些 键 伸 长 而 另外 
ERRE, SHR RRA Re 
化 的 振动 ,又 称 变形 振动 。 它 分 为 面 


弯曲 振动 8"*( 有 人 记 以 y)。 前 者 是 
振动 方向 位 于 分 子 的 平面 内 ,包括 前 
式 振 动 { 基 团 中 两 原子 在 同 …- 平 面 内 
相向 与 背 向 的 弯曲 , 记 以 5) 和 平面 播 
摆 振 动 { 基 团 整体 在 平面 内 左右 揪 
摆 , 记 以 B, 有 入 记 以 ;后 者 是 基 团 
的 有 关上 原子 在 垂直 于 分 子平 面 方向 上 


! 振动 ,包括 非 平面 播 摆 振 动 ( 基 团 整 


体 邮 在 分 子 所 在 平面 的 上 下 操 捍 , 基 
团 键 前 不 发 生变 化 , 称 为 仰 动 , 记 以 闻 
BR co) 和 扭曲 振动 (振动 时 基 团 整体 
围绕 着 连接 这 个 基 财 和 其 余 分 子 片 的 
REBAR HT EMEA, 4H 
线 着 单 键 扭 动 ,如 一 CH, 绕 C 一 CH， 


， 键 的 扭 动 , 则 称 扭转 , 记 以 7; 若 围绕 


着 两 个 单 键 扭 动 , 如 一 CH 一 绕 两 个 
C—CH, BHH z, BR Se i 
人 。 

减 色 作用 hypechromism 分 光 光 
度 沙 术语 , 指 碱 少 吸收 强度 的 作用 。 

WEH tailing reducer 在 色谱 分 
离 中 为 调节 载体 表面 的 活性 作用 而 在 
MER PRM- RHEA. EALA 
改善 色谱 峰 的 拖 尾 现象 RR 
剂 。 例 如 在 分 析 碱 性 物质 或 酸性 物质 
AY, Ae Ze fe aE a PE AR fn a e 
BK BEARS. 

KERREN vacuum liquid ehro- 
matography 利用 抽 真 空 减 压 的 方式 
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DOR SR EE. WH 
TEARM n AR a) 的 制 
备 。 在 装 有 填料 的 玻璃 柱 后 连接 一 个 
HERE LTZ) 来 提高 淋 洗 
液 流速 。 

右 淡 焰 忠 离 检 测 器 。 alkali flame 
ionization detector; AFID 其 结构 是 在 
-RAA AAR AREA FID) A 
喷嘴 上 附加 AERAR. 4 
便 有 电 负 性 原子 的 有 机 物 样品 在 火 炊 
里 燃烧 时 ,就 会 使 该 碱 金属 盐 的 着 发 
和 化 学 解 离 作 朋 增 加 ,从 而 使 收集 到 
的 离子 流 或 所 得 信 导 人 为 增加 , 提高 
了 检测 灵敏 诬 。 检 测 灵 敏 度 随 盐 片 成 
分 不 间 而 变化 ,常用 的 碱 金属 盐 有 
NaF. Na 50, .CsBr.,Rb,S0, 等 , 它 是 选 
择 性 的 检测 器 ,特别 是 克 SEA OL 
hey RARER A, Rhee 
AO” g R Ep, EE 10°, 
SREAMRFLOWMRS. 


E. SL BR BE EE BEE BE BLA KS 
TREA BRED, TB fa Pa 


REC RANE, DNA 分 子 不 会 | 
REE RNA T&A ROE, 在 i 


RNA 分 子 中 还 存在 少量 "稀有" 碱 基 ， 
ENS NF Ea C- 甲 基 取 代 的 腺 
I> #1 E, 

MEX base pair $ DNA 双 螺 旋 
FP BR Se Er eh ed A Se a 
ZEA OE ORE KAA. TE TR 
下 ,按照 碱 某 配对 原则 BRET AH He 
H A-T 和 C-G 两 种 配对 形式 ,因此 ， 
只 要 知道 一 条 多 核 背 栈 链 的 碱 基 序 
列 , 就 必然 知道 其 互补 链 的 碱 基 序列 。 


在 已 知 碱 基 序 判 的 单 股 RNA 分 子 中 ， 
根据 碱 基 配 对 原则 ,可 以 推测 其 二 级 
结构 。 

REFI base sequence 指 - 一 个 
SE RE Pe RY PS 
定 排列 顺序 , 即 一 级 结构 。 通 党 根据 
BGP Bir BS GPS pk BE A RE E 


”分 ,用 单个 字母 的 缩写 符号 (A、G.C、 


T.U) 表示 ,并 需 标 明 多 核 苷 柄 链 的 防 
线 (3' 端 和 5' 端 }。 测 定 DNA 碱 基 序 
WAR SH, EBA ee 
序 法 、 双 脱 气 末 端 终 止 法 ( 酶 学 法 } 和 
物理 学 方法 。 现 已 可 根据 上 述 原 理 设 
+t As mF Ye (Cf eB 
人 人 测序} 。 

WRH EG alkali hydrolysis diffu. | 
sion method 也 称 扩 散 吸 收 法 。 一 种 
调 定 土壤 水 解 性 点 的 方法 。 用 氢气 化 
SAK AR TERE GE ,在 加 热 条 件 下 ,使 有 


: SARS RE 1 A AL FER 
MH bae AML MSR | 


Rat ABER, PRES 
E TP KERMA, EA 
用 于 各 种 类 型 土壤 样品 的 测定 ,特别 
是 对 于 还 原 性 强 的 水 稻 土 和 沼泽 土 ， 
可 省 去 消除 还 诛 性 物质 的 手续 ,测定 
范围 30 -300hg RAR. 

WH alkali wash ”对 载体 进行 
钝 比 处 理 的 一 种 方法 , 肯 的 是 除去 载 
体 表面 的 Al,O, 等 酸性 作用 点 。 碱 洗 
载体 常用 于 分 析 肤 类 等 厂 性 化 会 物 。 
具体 做 法 是 用 55% 的 得 氧化 钾 - 甲 醇 
放 液 浸泡 或 回流 载体 ,再 用 水 冲洗 至 
中 性 , 放 和 典籍 中 典 干 后 即 可 使 用 。 

M tE alkaline phosphatase 
REMTE PRA EE 
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ABMS. 在 分 了 克隆 中 有 广泛 用 途 ,一 
方面 它 可 除去 DNA 28 ME a} TR mi 
D-RE, 以 防 片段 间 彼 此 连接 ; 
另 一 方面 克隆 载体 用 限制 性 内 切 酶 切 
割 语 ,为 防止 自身 连接 , 亦 需 用 此 酶 处 
理 脱 去 SERE; A — E DNA 和 
RNA H Bitty S Reid a ee 
ABE ALS FH 4 a  [ y” 
P)-ATP 转移 至 S 末端 。 

MAW sputtering process AF 
RSRERT ACEH RE. 
PERE: FS PE a 
分 能 量 ( =5% ) BT. AR 


FRE RRR EC RAS | 


OR TBD AR A) ,而 后 
A TK AE ot ee A Bt ih 
去 。 碰 描 过 程 会 提高 表面 原子 的 迁移 
率 。 离 子 束 其 余 的 95% 能 量 ,部 分 以 
背 散 射 离子 的 动能 形式 带 走 ,而 大 部 
分 以 热能 的 形式 释放 。 溅 射 引 起 -- 系 
列 的 过 程 发 生 , 如 ;弹性 和 非 弹性 磁 
撞 . 联 级 碰撞 中 国 原 子 混合 引起 的 组 
成 变化 ,离子 束 肇 蚀 引 起 的 表面 形 魏 
的 变 北 , 溅 射 引 起 的 表面 上 反应、 吸附 、 
解吸 .缺陷 以 及 离子 注 人 等 。 

Mt WFR sputtering ion pump 
真空 系统 中 的 一 种 真空 泵 ,可 获得 
107 ~ 10°" Pa HR BASE, EB 
是 利用 高 压 和 磁场 使 残余 气体 分 子 大 
BBM AMRIT ASP, 
ATR AURA, PRA 
有 无 油 Scie oa BS EA 
残余 气体 的 抽 速 很 快 ,可 以 直接 安装 
在 超 高 真空 系统 中 。 不足 之 处 是 该 真 
FRIERE S EAT 10 Pa 的 条 


件 下 才能 启动 ,此 外 对 和 拨 和 水 气 的 抽 
ERB. 

WHEE sputtering rate ”在 进行 
BPRS ee b EHE R GER 
间 内 的 剥离 是 ,是 衡 莉 浴 射 过 程 快慢 
的 参数 。 在 离子 枪 溅 射 寺 程 中 , 梁 射 
速率 与 离子 素 的 种 类 .离子 束 的 能 量 、 
离子 束 人 射 角度 .离子 束 的 束 流 以 及 
滩 射 闸 积 有 关 。 在 商 射 过 程 中 有 一 个 
ete RA AE et. AR ~ 10key 的 能 
BAAR RHR. MAATE 
BP BE BOS ii , HEN ST AR te 4 
增加 。 在 常用 的 He, Ne 和 Ar = fp Me 
射 气 体 中 , Ar DBA BHR 
射 速 率 。 

MAWE threshold energy of sput- 
tering 开始 出 更 溅 射 时 初级 离子 的 
能 量 。 是 摘 述 愤 射 现象 的 主要 和 大量。 
它 对 低能 区 的 泗 射 产 率 有 决定 性 的 影 
WH. RA a FOR A Re TEHA 
能 ,离子 点 才 具 存 溅 射 作用 。 对 不 辣 
的 材料 ,其 溅 射 阅 能 会 有 所 不 同 。 在 
-HATRI IR H. BE 
持 在 5S00ev 以 上 。 洗 虚 到 高 能 离子 束 
对 样品 的 损 衔 效应 ,一 般 采 用 能 量 为 
3 ~5keV HF RUT 

涡 射 中 性 粒子 质谱 
trals mass spectrometry ;SNMS 一 种 与 
次 级 离子 质谱 相似 ,但 可 定量 地 用 于 
表面 虑 分 分 析 和 座 度 剖析 的 分 析 技 
术 。 其 原理 是 利用 离子 束 与 样品 的 相 
互 作用 奢 击 出 次 级 离子 和 中 性 粒子 ， 
然后 通过 带电 粒子 偏转 的 方式 使 离子 
被 偏转 掉 . 再 使 中 性 粒子 进行 电离 .最 
RARE. AT PHT 


sputtered neu- 
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产 率 与 滤 射 效应 无 关 , 每 一 神 元 素 均 
具有 相同 的 注射 产 率 。 利 用 这 部 分 产 
率 与 样品 组 分 的 简单 的 关系 可 以 定量 
分 析 , 具 有 比 次 级 离子 质谱 高 得 多 的 
定量 分 析 准 确 度 又 具有 相当 的 灵敏 
度 。 它 具有 分 析 元 农 多 ,检测 灵敏度 
较 高 (但 低 十 次 级 离子 质谱 } ,又 能 淮 


确定 量 等 忧 点 ,是 现在 发 展 比 较 快 的 


-种 分 析 方 法 。 

链 合 固定 相 bonded stationary 
phase 又 称 化 学 键 合 固定 相 。 是 指 
通过 北 学 到 上 应 将 固定 相 (功能 分 子 ) 
键 合 到 基质 表面 后 得 到 的 色谱 固定 
H. RAR HM ERA LA, 
是 当今 液 相 色 庄 中 使 用 最 广泛 的 色谱 
周 定 相 。 

MAD RTI bonded ion ex- 
changer 通过 化 学 反应 使 合 离 子 交 
PRO oh T TE RE RAE 
ERM HS HD Te 

降解 产物 分 析 degradation product 
analysis 指 各 种 有 机 污染 物 特别 是 
农药 的 母体 在 自然 环境 中 由 村 水解、 
光化学 作用 或 生物 代谢 作用 导致 化 学 
刍 断 型 生成 的 较 小 分 子 的 入 生物 即 降 
解 产物 的 分 析 , 包 用 高 效 浪 相 色 谱 法 


(HPLC) 进行。 这 类 降解 产物 太志 可 | 


为 细菌 利用 和 分 解 ,因而 也 可 用 生物 
TAE BOD) 表示 其 浓度 。 
FLAM cross-eld flow frac- 
ton ”是 分 离 方法 的 一 种 ， 用 于 分 离 
从 0.001pm 到 Lum 的 粒子 ,如 病毒 、 
自 清 和 高 分 于 微粒 等 的 分 离 。 场 流 分 
级 本 质 上 是 种 单 相 色 谱 体 系 ,用 外 
场 代替 色谱 中 的 固定 相 。 交 叉 场 流 分 


级 具有 最 大 的 普 适 性 ,其 与 场 流 分 级 
的 不 同 之 处 在 于 ,交叉 场 流 分 组 的 外 
场 是 另 一 股 与 载 流 垂直 的 溶剂 流 。 柱 
模 结 移 和 热 场 流 分 级 的 结构 相似 ,但 
上 下 板 由 半 透 膜 组 成 。 半 透 膜 允许 溶 
HESE AKAT ADA, A 
此 它 可 以 直接 给 出 粒子 起 尺寸 的 
分 布 。 

EM Hh BR ZË 


(I=) EER AX 中 ,存在 着 多 种 


BRITE. 5 ACR X) AERA 
持 不 变 而 只 改变 X R A) HRR 
态 , 即 从 o 态 变 到 月 态 或 从 有 请 态 变 到 
a A BR FA Am = 上 [的 
Rit BaP RL. SRILA R 
APA X 核 和 自 旋 态 , 则 称 为 多 量子 
跃迁 ,如 体系 在 arpa ASABE, 
N am = +2, 被 称 为 汉 量 子路 迁 。 栖 
FRE pega 3727 REL. A Am = 
ORR ASRS RIE. NMR 中 通常 
HETKIEN, SRT BS 
RRM, RKANRR UR AR 
现 为 单 量子 跃迁 . 但是 当 磁 性 核 空间 
距离 相当 邯 近 时 , 核 的 磁 偶 极 算 之 间 
的 相互 作用 表现 出 可 观 的 有 影响。 多 量 
子 贱 迁 不 再 是 禁 阻 的 ,体系 也 可 通过 
MORE RA RR. FEES AR H, 
体系 中 两 核 的 自 旋 状 态 同时 变化 , 因 
TPR AAEM AR 

RE ME  cross-reaction anti- 
body HARAP: (1) ABS MIS 
合 的 一 种 抗体 PE A: 
同 源 和 异 源 抗原 的 决定 能 必须 具有 高 
度 的 主体 化 学 结构 类 做 性 。 对 一 定 的 


cross-relaxation 
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抗原 来 说 ,交叉 区 应 抗体 往往 比 同 源 
抗体 具有 较 低 的 亲 种 力 。{2) 针 对 特 


定 微生物 的 抗体 可 以 与 这 种 微生物 相 


美的 种 相 结 合 , 害 时 也 与 那些 完全 不 


相关 的 种 结合 ,这 些微 生物 可 能 具有 


共同 的 抗原 决定 艇 . 
ZENE cross peaks HEE at fs 
线 外 ( 即 wo, = a, ) KE, = SEBS eo, 关 


soy 天 os Abi TY WTAE Rt fg RR SE 
IEE, tE ERAR 3 HE ( correlated peaks), | 


EREET OE ae BY AA EREE HAH 
ZEBRA KARE. A 
er | Re Ai A RSP 
RMR 
利用 稀 核 与 丰 核 之 闻 存 在 着 强烈 的 侦 
ARIAS ,导致 要 化 传递 来 提高 
笑 标 灵敏 度 的 一 种 方法 。 其 基本 作法 
是 ;对 体系 施加 -个 强 静 磁场 ,利用 自 
旋 锁 定 方法 或 绝热 去 磁 方 法 使 丰 核 
《 记 以 已 系统 的 自 旋 温 度 冷却 ,接着 
使 直 核 与 稀 核 之 间 进 行 " 热 接触 ”. 
当 对 稀 核 ( 记 以 5) 系统 施加 一 -个 强度 
ACB) s 的 射频 场 并 满足 Ys( Bl)s = 
VEB) n FR. BEES BRE Bhp 
系 中 的 进 动 频率 相同 ，Zeeman 能 级 
间隔 相等 ， 此 时 5 BA Re BE Sa 
HA, API KARE. EAA 
Lent, FEE nA R-RE 
EA, (8S KARE ASABE Mie eK 
RATA), AREA I A BER 
统 。] 核 是 未 核 ， 热 容量 运 比 稀 核 $ 
大 ， 当 5 与 1 系统 达到 热平衡 时 ，5 


cross polarization; CP 


RELY AA LARK ARE, 而 | 


大 大 降低 ， 获 得 上 天 的 S 系统 的 磁化 ， 
这 就 是 交叉 极 北 。 经 一 次 这 样 的 


(FREE A) 系统 的 磁化 增 赣 yir ys 
fe. MHOC 的 异 核 体系 ,“C 信号 
可 增强 4 fe, 交叉 极 化 法 不 仅 使 稀 核 
RRR, MARKER 
的 弛 琼 时 间 进 行 ， 从 而 大 太 减 汉 了 重 
复 实 验 的 累加 时 间 。 

FREE exchange narrowing 广 
义 上 说 也 是 返 动 变 罕 的 一 种 。 自 旋 - 
白 旋 交换 相互 作用 表示 了 电子 交换 的 
Maw. SRA ER J 
除 以 普遍 克 和 常数 闫 即 为 频率 单位 ， 是 
表示 交换 频率 的 景 。 设 未 偶 电 子 1 处 
EE Hob, BHP RIF 2 处 


: ER H, 处 。 当 电子 1 和 2 eH, 


Wie ARE TH, -H Eik. HIE 
单位 表示 即 为 【 互 . - WL) /y 的 频率 
M464 MWh 远 小 于 (H, - Ay) /y 
时 . 电子 1 和 2 所 感受 到 的 分 别 是 接 
ETH, 和 五, 的 磁场 ; 而 当 IA 远 
AF (H,-H,) /y 时， 就 感受 不 到 
磁场 的 差别 ， 而 芋 感 受到 它们 的 平均 
fH CA, +H.) “2。 也 就 是 说 ， 当 交 
换 速 度 变 大 时 ， 其 效果 就 是 引起 ESR 
谱 线 线 宽 变 座 ， 即 电子 交换 相互 作用 
使 线 宽 变 窑 ， 简称 交换 次 座 。 
FRERE 。 exchange current 
density 单位 面积 的 交换 电流 值 。 
交换 容量 exchange capacity 表 
征 离子 交换 树脂 性 能 的 重要 指标 之 
一 。 单位 质量 干 树脂 或 单位 体积 座 树 
脂 所 能 交换 的 1 价 离 子 的 物 需 的 重 ， 
称 为 树脂 的 交换 容量 。 交 换 容量 随 着 
实验 或 操作 条 件 不 同 而 表现 不 同 的 数 
值 ， 下 用 总 交换 容量 和 工作 交换 容 基 
来 表征 。 总 交换 容量 是 由 树脂 中 功能 
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基 食 量 所 决定 的 ， 对 一 种 树脂 , 它 是 | 
一 个 国定 值 。 它 的 数值 往往 与 树脂 元 
| 光源 条 站 


RAST A ht, R. RS ARK Se 
关 。 工 作 交 换 容量 指 在 一 定 的 工作 条 


件 下 ， 杨 中 所 能 发 挥 的 交换 容量 ， 其 | 
”用 交流 电 在 分 析 间 申 发 生 电弧 放电 时 
| PAE AE OR ie OE BE, 


值 不 同 程度 地 小 于 殷 交 换 容 项 。 它 们 
的 单位 是 mol - T, 
mol + mm 或 mmol - ml 2, 

变换 相互 作用 exchange interaction 
见 自 旋 - 自 旋 交 换 相互 作用 荣 。 
SERRA crosslinking degree HE 
ZR WB OP > CA GE Bo Jt AP 
Eo SRE ZR HE BE PF or — A 
BRB. HA/AA ILA 
构 。 随 着 交 联 度 的 增加 .树脂 的 孔 院 
BBG. IRE Sein, AK a 
Ids. {ELAR anf th 2 RE 
颗粒 的 滩 远 性 。 
3K ME 
RTE RAT LEME. WATEA 
是 : 先 用 细菌 发 酵 的 方法 以 蔗糖 为 培 
FRET FA. A 
用 稀 盐 酸 降解 成 平移 分 子 量 为 【4 x 
10") ~ (20 x 10°) ORES, FTES 
RRR Rey, EMH 
HARRER. 主要 应 用 于 生物 高 分 子 


g'. mme -g 


脱盐 等 。 

SiR ABS alternating current arc 
光谱 分 析 中 常用 的 激发 光源 之 一 。 光 
谱 分 析 中 通常 使 用 220Y 低压 交流 电 
弧 。 电 蒜 为 几 和 于 忧 的 高 压 交 蔬 电 弧 ， 


比 低 压 交 流 电弧 稳定 ， 但 由 于 不 安 i 


全 ， 很 少 使 用 。 交 流 电 弧 特 点 是 : 放 
电 具 有 脉冲 性 ， 再 现 性 比 直流 电 部 


cross-link dextran 是 | 


好 ,电极 温度 比 直 流 电 狐 低 ， 检 测 限 
出 火花 光源 低 。 参见 交流 电弧 


FRA atemating current 
E a, He HR Ek 


are photeseurce 


低 电压 交流 电弧 使 用 的 电压 通常 为 
220VY， 由 专门 的 交流 电弧 发 生 器 供 
给 。 发 牛 基 内 安装 了 两 部 分 电路 ， 一 
是 电 产 电路， 通过 可 调 镇 流 电阻 和 和 电 
流 表 将 交流 电 加 到 分 析 电 极 间 了 上; 
员 一 是 引 顽 电路 ， 通 过 升 计 变压器、 
振荡 回路 和 高 频 变 压 器 将 小 功率 火花 
RMS) RAP, Zee REA M 
AEA BB IS ROO, FAH 
FB FE URE He, Se Bit Ha aS IAAP Bee 


| 电 稳 定性 好 等 优点 。 


SERRA alternating current vol- 
tammetry 将- :个 小 振幅 【用 个 到 了 
TIER) 低频 正 强 电压 从 加 在 外 
加 直流 电压 上 面 并 作用 于 电解 池 ， 然 
后 测量 通过 电解 池 的 交流 电流 从 而 确 
定 电解 池 中 被 测定 物质 的 浓度 或 其 相 
关 的 电化 学 特性 的 方法 。 该 法 可 用 于 


”无 机 物 的 测定 ， 有 机 物 的 分 析 和 电极 
WS BL. ERAN. | 


过 程 的 研究 CEDE BS Ae J BL BE 
究 ， 电 极 反 应 速率 常数 的 测定 以 及 电 
极 上 反应 转移 系数 a 的 测定 )。 
REM alternating current im- 
pedance 将 一 个 小 振幅 【〈 儿 个 到 几 
FT SEER) SE 3K tt Fe tr EF 
加 直流 电压 上 面 并 作用 于 电解 池 ， 然 
后 测量 电解 池 中 极 化 电极 的 交流 脸 抗 
从 而 铺 定 其 与 被 测定 物质 的 电化 学 特 
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EZERRE. BRAKE RA 
FE He LE BE oh Fe Be A A aT 
的 重要 手段 ， 

FRE EL Bb fe a ih e 
complement absorption test 免疫 复 台 
物 形成 时 ， 从 及 应 物 中 吸收 补体 的 试 
验 ， 可 用 于 测定 抗体 。 游 离 的 未 结合 
的 补体 存在 与 行 、 可 经 致 狂 红细胞 和 
胶 回 素 组 成 的 指示 系统 检测 出 来 。 在 
阳性 结果 时 ， 训 见 红 细胞 凝集 现象 。 
这 与 补 提 结 合 的 原理 相同 ， 但 用 的 是 
非 溶血 性 补体 ， 指 示 剂 糊 是 绵羊 红 维 
胞 和 和 牛 血清 的 混合 物 。 牛 血清 含有 腕 
面 素 和 对 绵羊 红细胞 的 天 然 抗体 。 

BER micelles ER KA E h 
的 两 性 物质 在 水 及 非 水 溶剂 中 ， 超 过 
一 定 的 临界 温度 (CMT) 和 临界 胶 
WERE (CMC) 时 所 形成 的 艇 状 物 。 
它 随 若 环境 温度 和 物质 浓度 的 变化 会 
生成 不 同 的 形态 , 显示 出 极为 丰富 的 
结构 特征 。 

胶东 薄野 色谱 法 micellar thin lay- 
er chromatography ”也 称 假 相 薄 层 色 
谱 法 、 拟 似 薄 层 色 谱 法 。 是 薄 层 色谱 
法 中 新 发 展 起 来 的 一 个 分 支 。 该 技术 
由 Armstrong 利 Herry 于 1979 年 首先 
提出 ， 采 用 低 浓度 表面 活性 剂 的 水 洲 
液 (或 非 极 性 有 机 淤 剂 并 含有 少量 
7K) AWH, LEME, SEM. 
ERR RESIN ERE EH. A 
有 分 离 选 择 性 高 、 流 动 相 简单 、 无 
毒 、 价 廉 安 全 、 适 用 性 广 〈 可 同时 
分 离 率 水 性 组 分 和 疏水 性 组 分 ) 
等 特点 。 

Bt OR SE 


micellar liquid 


conglutinating : 


chromatography HA TIAA BE EE 
度 的 表面 活性 剂 【 十 二 烷 基 硫酸 钠 ) 
谁 液 代替 有 机 说 剂 、 水 溶液 做 流动 相 
的 液 相 色谱 方法 。 深 质 在 固定 相 和 胶 
束 相 以 及 水 相 之 间 进 行 分 配 而 达到 分 
Ph FER PE a eR RR EA EE 
R., A A eR A 8 at: 
FE ABER PEEP) PFE RA CR ABE 
R, WATE 4 A. 
这 一 方法 于 1979 年 由 Armstrong 提出 
后 受到 很 多 研究 者 的 重视 ， 利 前 的 应 
用 主要 是 采用 反 相 胶 束 液 相 色谱 分 析 
环境 和 药物 样品 。 

胺 束 增 艇 动力 学 光度 法 
sensitized kinetic photometry 将 表面 
活性 剂 胶 束 对 显 色 反 应 体系 的 增 敏 作 
用 与 动力 学 光度 分 析 方 法 相 结 合 的 一 
类 分 析 方 法 。 参 见 腔 柬 增 溶 分 光 光 度 
法 条 。 

胶 束 增 教 流动 注射 分 光 光 度 法 
micelle-sensitized flow injection spectro- 
photometry 将 表面 活性 讲 胶 旧 对 显 
色 反 应 体系 的 增 敏 作用 与 流动 注射 分 


micelle- 


| PRRAAS ELAS, HAR RE RS 


和 分 析 速 度 快 等 优点 的 一 类 分 析 方 
法 。 参 见 胶东 增 溶 分 光 光 度 法 条 和 流 
动 注射 分 析 条 。 

BEREE micelle-sensitized 
fluorimetry 32 36(E RP S| AR MIS 
TER), FFARR Oe a, 
Hil eg ak HE FS iT BE ar SEE PT A 
Ho Re AAT TR TER BER Hy Be Hey PH 
TREPERI, AT 3 + fal ae 


[AUER YER, ENER 


ER, MTR Me SUA AE Bs SR 


BE joco 40/ 


胶 束 增 溶 分 光 光 庶 法 micellar sol- 
ubilization spectrophotometry 在 金属 
扇子 -有 机 试剂 显 色 反应 体 苏 中 泳 加 
表面 活性 剂 CSI), ALA Sf 胶 束 的 增 
溶 、 增 繁 、 褪 色 、 析 相等 作用 ， 以 所 
APEERE, EM (R) 
选择 性 ， 玻 善 反 应 条 件 ， 并 在 水 相 中 


直接 进行 分 光 光 度 法 测定 的 方法 。 由 | 


该 法 创立 iF ERME REEM 


5 全 10" 的 超 商 灵敏 度 的 显 色 反应 测定 | 
体系 。 由 于 新 的 增 效 试 剂 的 开发 , Be 
| BUA. ARREA HE aR a YE 


FIG DEKE RIES, ORAR 
Tih St, TAP BARBER 
OT. RAVE. See E 
AHA WS AED FR EE E 
色 反 应 测定 体系 。 

ROSE SAE Ro micellar solubiliza- 
tion FP Wa PE Fe aT PE Fe A RK 


溶液 中 比 在 纯 水 中 的 溶解 度 明 显 增加 


的 现象 。 当 表面 活性 剂 浓 度 大 于 其 临 
界 胶 束 浓度 (eme) (AM, BORE E 
发 地 生成 。 增 溶 作用 是 胶 束 的 一 个 重 
要 性 质 。 为 什么 表面 活性 剂 腔 束 能 明 
显 增 大 各 种 溶质 的 溶解 度 呢 ? 这 是 铀 
为 胶 束 作 为 溶剂 的 显著 特点 是 ， 既 能 
为 不 同 的 分 于 提供 不 间 的 微 环 境 ， 也 
能 对 同一 分 子 的 不 岗 部 位 握 供 不 效 的 
微 环境 。 增 溶 进入 胶东 的 溶质 分 子 可 
定 域 在 从 “ 似 烃 ”的 胶东 内 芯 到 完 
全 的 水 介质 《或 至 少 是 一 种 富 舍 水 
的 具有 高 电荷 密 度 的 界面 ) 这 样 性 
质 很 不 相 问 的 微 环 境 中 ， 即 胶东 既 可 
为 极 恬 分 子 提供 一 个 极 性 的 环境 ， 又 
可 为 非 极 性 的 分 子 提供 一 个 朴 求 的 


“BE” SHR, BRAT AUR ee | 


R-AK ARTE EE fT A aK SB a 
伸展 进入 “ 似 烃 ”的 内 芯 。 如 下 图 。 


i 


BERG SRR micelle sta- 


bilized room temperature phosphorime- 


try; MS-RTP SRS BEG SP TIA 


性 提供 一 种 更 为 刚性 、 有 序 的 保护 性 
微 环 境 ， 减少 碰 描 失 活 和 其 他 非 辐射 


i RRA, RRB SR Cae 
| BEA G2 BREA a) FH RRL 


率 ， 并 通过 化 学 除 氧 来 实现 流体 的 室 
PCM Gt. 实现 MS-RIP HERR 
是 : FECHA BETA BU R 
度 以 上 ; AR AEE: TAR 
PRL, 

胺 质 展 指数 ”plastometer indices 
一 种 表征 烟煤 塑性 的 指标 ， 以 舱 质 宕 
最 大 厚度 了 和 最 终 收缩 度 了 等 表示 。 
ERA Li RPMS, Bn 
PEASE PR HOA REE TT At aR, E 
其 形成 一 系列 的 等 温 蝴 面 。 各 屋面 温 
度 由 加 热 端 开始 依次 递 降 ， 并 使 煤 杯 
中 煤 样 相应 形成 半 焦 屋 、 胶 质 层 和 来 
软 长 的 煤 样 屋 三 部 分 。 在 湿度 相当 于 
圈 化 点 的 层面 以 下 形成 半 焦 ， 在 温度 
相当 于 软化 点 的 屋面 以 下 形成 胶 质 
体 ， 而 在 软化 点 屋面 以 上 是 未 软化 的 
煤 样 ， 利 用 探 针 测量 出 胶 质 体 的 最 天 
厚度 了 Y， 用 它 来 表示 煤 的 结 焦 性 ; 根 
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据 试 验 寺 程 中 得 到 的 体 椒 曲 线 可 上 反映 
Hy BEE | BARE ETE 
SUBST Mo PS eB, TE 
终了 时 测 得 收缩 讼 让， 可 用 米 表示 试 
SO ee int AE AE. He 
ay Aya ce tt Be Th ea ey 
全 过 程 ， 人 们 可 以 通过 研究 胶 质 居 的 
Hee eT RA BO. B 
质 层 最 大 原 度 了 值 直接 反映 了 煤 的 胶 
质 体 的 特性 利 数 怖 ， 是 煤 的 结 焦 性 能 
好 坏 的 一 个 标志 ， 因 此 它 被 列 为 我 国 
烟煤 分 类 的 -项 工艺 性 指标 ， 当 黏 结 
指数 大 于 835 时 ,可 用 了 值 和 挥发 分 
Bae AOS Sh ALAR Y CA 
指导 配 煤 炼焦 . 

AR joule heating 充满 在 毛细 
管内 的 电解 质 在 高 电场 下 产生 
的 自 热 。 

SRE focal length 一 东平 行 于 透 
镜 {或 光学 系统 ) 光 轴 的 光束 ， 经 
透镜 或 光学 系统 折射 后 会 票 〈 或 光 


线 的 延长 线 相交 ) 于 光 轴 上 某 一 点 | 


FF， 此 点 称 为 葡 镜 或 光学 系统 的 焦 
Ao RHR, MAAR A 
ERI ARE (RRENA 
BERRA AKHERA); EAR 
RSREARRA. AWRY 
正 值 ， 负 透镜 将 光 东 发 散 ， 各 发 散光 
线 的 延长 线 才 会 相交 得 刘 虚 像 点 ， 因 
而 负 透 锐 的 焦 正 是 负 值 。 

ER depth of focus HAR 
清晰 度 前 提 下 ， 像 平面 沿 镜 轴 可 移动 
的 距离 即 观察 屏 或 照相 底版 说 镜 轴 所 
多 许 的 移动 距离 。 

ARH 


coupling of momen- 


tum 原子 中 内 个 电子 之 间 存 在 着 包 
括 “ 轨 道 ” 和 自 旋 的 相互 作用 ， 构 
成 了 原子 的 总 骨 动 其 。 考虑 这 种 相互 
EAR. RA L-SMES HHM 
合 两 类 。 原 子 序 较 小 的 珠子 中 各 电子 


| 间 轨 道 运动 有 较 强 的 相互 作用 ， 可 先 
1 将 各 电子 的 轨道 角 动 量 合成 一 个 总 的 


轨道 角 动 量 工 = Li (REMM): 
而 各 电子 的 自 旋 角 动量 也 合成 一 个 总 
的 自 旋 角 动量 5= Es. Ria, HB 
者 再 合成 为 原子 的 总 角 动 量 V。 有 


| J=he+S, Xe ARAMA A 
| ALESHA. 原子 序 较 大 的 原子 中 ， 
i 各 电子 的 轨道 运动 与 其 自 旋 运 动 相互 


作用 比较 强 ， 因 而 可 先 考虑 每 个 电子 
的 总 角 动 量 = +s,， 而 后 再 综合 各 
电子 的 总 角 动 量 的 相互 作用 ,J = py 
ho 这 种 方式 称 为 万 BS. 

角度 异常 angular anomaly 见 过 
HAF. 

Fast PEE FB angular resolved 
photoemission electron spectroscopy; 
ARPES 对 样品 光电 子 发 射 进行 角度 
分 布 测量 和 分 析 的 光电 子 能 谱 。 经 过 
SRB AES, CHARS HH, 
RARER RE, BOA 
的 电子 ， 它 不 遵从 余 纹 分 布 定理 ， 而 
具有 光电 子 初恋 的 轨道 角 动 量 特征 。 
利用 角 分 辨 光电 子 潜 ， 和 能 得 到 样品 的 
能 带 结构 、 表 面 原 子 的 位 置 、 相 对 基 
底 的 排列 情况 等 丰富 信息 。 

MEWE angular dispersion 3 
谱 仪 用 棱镜 或 光栅 作为 分 光 元 件 ， 它 
们 的 作用 是 使 由 同一 方向 人 射 的 复 色 
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36, ZEAR, BA EA al A. 
天 此， 当 以 周 定 信 射 角 通过 某 -棱镜 
折射 或 经 山 光栅 入射 的 光线 的 波长 由 
AEEA +da 了 时， 偏向 角 相 应 地 由 6 


变 至 9+ dg， 角 色散 率 即 定义 为 99 


校正 calibration 
输出 量 之 间 关 东 参 数 的 过 程 。 现 今天 


多 数 分 析 方法 都 是 相对 测定 法 ， 相 同 i 


量 的 被 测 级 分 输入 到 分 析 系 统 中 ,在 
相同 的 条 件 下 ， 得 到 不 同 的 响应 输 
出 ， 国 此 ， 需 通过 实验 我 出 被 测定 组 
分 晤 与 响应 输出 量 之 间 的 关 订 (在 
关系 不 明确 时 )、 MERER. M 
在 光度 分 折 中 ， 被 测定 组 分 的 浓度 与 
We a et COR ERE) 之 间 的 关系 
{比尔 定律 ) GA, (Re EA 
测定 条 件 下 的 摩尔 吸光 系数 。 辐 归 分 
析 是 分 析 工 作者 最 常用 来 建立 校正 关 
系 的 数学 工 共 ,通过 回归 分 析 建 立 标 
准 曲 线 或 校正 曲线 。 

校正 保留 体积 corrected retention 
volume 经 庄 力 梯 诬 校正 因子 了 校正 
后 的 保留 体积 ， 用 凤 表示 ， 单 位 是 
ml, HERR V =e, KHL FH 
REE oF A Be ye 
Fi VARA ESR ie 
中 色谱 柱 内 存在 压力 梯度， 因此 色谱 
柱 内 不 同 截面 上 的 气体 流速 也 不 间 ， 
通常 采用 平均 流速 F, KER., F, 和 
色谱 柱 出 凯 流 速 F HERH, = 
Fos $LENARREAT SX, 

HEH calibration curve MAR 


工作 曲线 。 用 组 成 相同 的 或 相似 的 标 | cence spectrum 
准 试 样 经 历 全 分 析 过 程 制 作 的 、 用 以 | 


表征 在 给 定 分 析 条 件 下 被 测 组 分 量 或 
浓度 与 响应 输出 量 之 间 关 系 的 曲线 。 
严格 地 说 ， 它 与 标准 曲线 是 有 区 别 
的 ， 用 纯 标 准 溶液 系列 制作 的 标准 曲 
线 所 确定 的 被 测 组 分 量 或 浓度 与 响应 


| 输出 量 之 间 关 系 系数 ， 常 常 不 能 适用 
确定 输入 其 与 - 


于 复杂 的 实际 样品 的 校正 。 

校正 曲线 法 calibration curve 
method 又 称 绝对 定量 法 或 检 重 线 
法 - 是 色谱 定量 分 析 中 常用 的 一 种 方 
法 。 它 是 将 被 谢 组 分 的 纯 样 品 配制 成 
系列 浓度 的 标 样 ， 然 后 定量 进 冬 进 符 
色谱 分 析 ， 以 浓度 对 峰 面积 作 图 ， 得 
到 的 曲线 即 为 校正 曲线 。 在 分 析 来 知 


， 样品 时 ， 保 持 相 同 的 色谱 条 件 ， 尤 其 
”是 进 样 量 ， 得 到 未 知 样 峰 面 积 后 ， 从 


校正 则 组 即 可 查 出 未 知 样品 的 含量 。 
校正 因子 ”comection factor 又 称 
绝对 校正 因子 ， 其 物理 意义 是 单位 色 
谱 峰 面积 所 代表 的 组 分 含量 ， 用 .P 表 
示 。 在 做 定量 分 析 时 ， 由 于 不 网 物质 
在 同一 检测 器 上 有 不 同 的 响应 能 力 ， 
即使 两 神 物质 含量 相同 时 ， 在 检测 器 
上 得 到 的 信号 也 往往 不 相同 ， 因 此 在 


| 进行 定量 分 析 时 必须 加 以 校正 。 对 i 


组 分 的 校正 因子 /= 下 ， 式 中 了 
是 i 组 分 的 含量 ; A, 是 i 组 分 的 峰 面 
Be 由于/ 受 操作 条 件 影响 较 大 ， 
准确 测定 比较 困难 ， 在 实际 工作 中 多 
使 用 相对 校正 因子 。 

校正 荧光 光谱 corrected fluores- 


由 于 荧光 光谱 仪 的 
光源 能 量 分 布 、 单 色 器 的 透射 和 检测 
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ae Boma EE Kae, 一般 情 
说 下 测 得 的 荧光 光谱 是 表 观 光谱 ， 通 
过 对 测定 光源 ， 单 色 器 、 检 测 器 的 光 
谱 特 性 进行 光谱 校正 ， 可 以 获得 比较 
接近 真实 荧光 光谱 的 校正 获 泊 光谱。 
可 以 用 标准 灯 或 用 郊 基 已 知 的 激发 光 
RE., ARMAS RISERS AT 
进行 光谱 校正 的 软件 。 

校准 在 规定 的 条 插 
下 ， 和 确定 测 基 仪器、 测量 系统 的 示 值 
或 实物 量具 与 相对 应 的 被 测量 的 已 知 
值 之 间 关 系 的 一 种 操作 用 于 评定 测 


calibration 


量 仪器 、 济 试 系统 或 实物 刀具 的 示 值 ， 


误差 、 给 任何 标尺 上 上 的 标记 赋值 ， 确 
定 其 他 计量 特性 等 。 校 准 结果 用 校准 
因素 或 以 校正 曲线 形式 表达 的 一 系列 
校准 因素 来 表示 。 校准 时 必须 依照 所 
规定 的 技术 程序 进行 。 校 准 和 检定 是 
Bi A KA BARR. 4 
果 校 准 是 检定 工作 中 示 值 误差 的 检定 
AS. 则 它 就 是 检定 的 一 个 组 成 部 


分 ,如 果 只 是 确定 误差 以 得 到 修正 | 


值 ， 则 不 是 检定 。 

阶梯 减 光板 EE 
THIEN Tick SS A Ea 
PUES LR BRT. 为 使 紫外 光 也 能 道 
过 ， 常 用 石英 片 制造 。 在 石英 片上 喷 
铬 的 铂 或 铝 菏 层 ， 对 不 同 波长 的 光 起 
同样 的 减弱 作用 .无 选择 性 〈 称 中 


step weakener 


性 减 光 作 用 ) ， 而 透 过 后 的 光 强 度 减 


弱 程 度 则 取决 于 未 同 部 位 上 所 链 钵 层 
或 铝 层 的 厚度 。 当 将 其 昨 于 狭 链 前， 
则 摄 得 谱 线 在 长 度 方向 有 不 同 的 黑 度 
阶梯 ， 此 即 阶梯 减 光 板 。 一 般 使 用 的 
有 二 阶梯 、 三 阶梯 、 六 阶梯 或 九 阶 梯 


的 减 光 板 ， 各 阶梯 的 带 过 率 是 已 知 
的 ， 阶 梯 减 光板 可 提供 作 乳 剂 特 性 曲 
线 用 的 强度 标 。 

BreesS iA staircase voltam- 
metry TER HA aR Ee) fe) 
"EES SE HEE TE, RA 
合适 的 方式 和 时 间 进 行 电 流 采 样 的 方 
法 。 访 法 有 利于 提高 信 喉 比 ， 从 而 提 
AA RRR RP it 
位 器 的 微机 化 .从 整体 而 言 ， 该 法 还 
处 于 发 展 阶 段 。 

阶梯 升温 程序 stepped temperature 
Program: 电热 石墨 护 原子 化 器 的 一 
种 升温 程序 ， 按 是 原子 化 过 程 的 干 
Rm. FL. TLS eRe 
自分 步 脉冲 式 升温 。 如 下 图 。 由 于 上 陡 
AM. So SE KR, 所 设置 的 
TRL IEA FBR 
样 中 各 个 组 分 ,有 些 基体 组 分 不 易 除 
R ,造成 分 子 吸 收 背景 , 另 一 些 基体 组 
分 的 快速 燕 发 或 挥发 又 会 引起 被 测 元 
RMA. PLM - 些 商 品 羽 器 有 了 
改进 ,将 原 于 化 过 程 分 为 更 宪 的 (多 
至 9 个) 阶段 分 步 升温 ,对 于 基体 复 
杂 的 试 样 ,可 设置 两 个 或 更 多 的 不 同 
温度 下 的 干燥 和 灰 化 阶段 ,对 样品 反 
复 处 理 . 以 使 将 基体 除 尽 ,消除 基体 干 


x 
PT 
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扰 , 欠 不 造成 被 测 元 案 的 挥发 损失 . 

Brit te HE stagewise gradient 在 
某 一 时 间 点 ， 直 接 从 某 一 - 低 强 度 的 流 
动 相 改 变 为 男 一 较 高 强 虐 的 流动 相 的 
梯度 程序 。 

接力 相干 转移 谱 relayed coherence 
transfer spectroscopy; RCT 也 称 为 接 
力 同 核 位 移 相 关 谱 :5 RCOSY。 它 可 
将 化 学 位 称 相 关 (COSY) 谱 中 相关 


核 通 过 中 介 核 延续 寻找 出 相关 。 其 脉 | 


冲 序列 为 
90°, — i - 98° y, - > = 180°,, — 


2 
90° yo -采集 FID 

一 个 局 核 三 旋 体 系 〔AMX) ， 若 Jan, 
Jux AEE, Ty 为 零 。 则 常规 COSY 
谱 出 现 关 于 A-M 及 MX 的 相关 峰 
(EME), ， 而 A-X 无 交叉 峰 。 脉 冲 序 
列 的 前 是个 90" 脉 冲 实现 了 和 点 到 导 核 


的 磁化 转移 ,经 本 - 180° - Siete 


AWARE ee E M H 
X PAE THS ARE S, EA 90° BK 
证 作用 下 得 以 实现 ,从 而 在 RCT 谱 中 
不 人 出 现 A-M M-X 的 交 显 峰 ,还 出 现 
A-X PJEGE M BT BE EA. 
当 体系 存在 着 师 个 独立 的 三 核 体系 
(A MX; ,A)M,X,), 而 M, ,M, 的 化 学 
位 称 又 偶然 重合 , COSY 不 能 分 辨 A 
‘GX, BA, 与 X 的 连接 关系 ,但 RCT 
AJA Xi, AXo 的 交叉 峰 的 出 现 可 确认 
A\-X, ,A,-X, 的 连接 关系 。 

FEWER acceptance region 在 统计 
检验 中 ， 以 (1 -a) 概率 正确 接受 
原 假设 三 的 概率 区 闻 ， 其 中 a 为 约 


定 的 显著 性 水 平 。 检 验 统 计量 是 一 个 
随机 变量 ， 由 一 次 抽样 检验 所 得 的 统 
计量 值 以 - - 定 的 概率 出 现 。 在 对 原 假 
Ay 进行 统计 抽样 检验 时 ， 即 使 原 
RH, 不 正确 ,在 某 一 次 抽样 检验 
时 ， 所 得 到 的 统计 量 值 仍 有 可 能 以 一 
个 小 的 慨 率 8 出 现在 接受 原 假 没 H 
的 区 域 ， 从 而 错误 地 接受 原 假 设 M; 


; 上 友之 ,即使 原 假设 名 正确 ， 在 某 一 


次 抽样 检验 时 ， 所 得 到 的 统计 量 值 也 
可 能 以 一 个 小 的 概率 = 出 现在 拒绝 
FB Ha 的 区 域 ， 从 而 错误 地 抢 绝 
TARIH, Cl - a) REBI H 
为 真 时 正确 接受 它 的 概率 。 

洁净 室 clea rooms -HERF 
空气 中 会 有 颗粒 性 尘埃 和 气态 污染 
物 ， 在 这 种 暴露 的 条 件 下 进行 分 析 操 
fe. HEAT HE SE EM 
(10°"g), KEM (104g) 量 级 
的 污染 。 显 然 ， 在 进行 超 痕 量 物质 的 
分 析 【或 需要 超 纯 制 备 ) 时 ， 必 有 需 
利用 洁净 它 、 沾 阐 通 风 柜 和 王 作 台 等 
封 有 装置 来 减少 空气 污染 .为 此 专门 
没 计 的 房间 ， 称 为 清净 室 。 经 高 将 粒 
Fe E EA EE e 
人 清 赚 室内 ， 并 循环 使 用 和 和 补充， 这 
种 空气 过 滤器 由 才 了 筷 的 超 细 疆 维 
CHF lpm) WAR, 100% 发 璃 
HERRER ES ST EIS 
板 制 成 。 标 准 的 高 获 粒 子 空 气 过 滤器 
X$ O. Jam 颗粒 的 最 低 过 滤 效 率 为 
39. 997% 。 根据 需 要 还 可 选用 更 高 级 
BY. PUR, MG. dpm 颗粒 的 过 恋 效 
率 为 99. 99% AUIS TEBE, AUS 
染 物 由 活性 磺 这 滤器 消除 。 根 据 气 流 


406 jie #4 


方式 , WAZ OT FE Rh 
水 平 层 式 气流 型 利 牌 直 层 式 气 波 型 沿 
净 室 ,后 一 种 清光 窜 效 果 最 好 ， 但 价 
格 最 贵 。 
结构 半 不 变量 


structure seminyarl- 


ant FARES, SEAR | 
JRL TE FOV DF AR Z E i BE AT 
| BABI. AHS SEI RR A t 


理 量 。 例如: 对 于 空间 群 Pl A, 
入射 AM 的 指标 天, 二、 车 均 为 储 数 ， 
则 其 相 角 a 就 是 一 个 结构 半 不 灾 
量 。 困 为 ， 当 原点 内 一 个 对 称 中 心 
[At (0, 0, 0)] 物 至 另 一 个 对 称 
中 心 [如 : 


衍射 指标 的 线性 组 合 如 果 都 是 偶数 ， 
则 这 些 入 射 的 相 角 的 线性 组 全 也 是 结 
板 兴 不 变量 。 如 ql + aas + ao 就 是 
—MAB-ER ER. 

结构 不 变量 structure invariant 
惟一 地 由 晶体 结构 所 决定 ， 而 与 卓 胸 
原点 的 选取 无 关 的 物理 量 。 例 如 : 结 


Pat ea a. 
子 不 是 线 构 不 变 贡 ， 因 为 相 角 不 是 结 | 


AUER. TULSA ES 
性 组 合 有 可 能 是 结构 不 变量 ， 例 如 ; 
Mh, +h, +h) =0, ki +h, +h, =O, 
h+k +h =0 MH, 则 入 射 hkh, 
hakab, 和 hkl, BAR a), Os 和 ay 
的 线性 组 合 是 -- 个 缚 构 不 变量 ， 即 : 
ai +o, +0, = 常数 。 

结构 分 析 = structural analysis 分 
析 化 学 的 一 个 分 支 。 任 务 是 研究 物质 


的 分 子 结构 或 品 体 结构 结构 与 性 顶 | 


的 关系 ， 为 研究 物质 性 质 和 制备 新 的 
化 学 物质 担 供 可 靠 的 依据 。 


(0.5, 0.5, 0.5)] 时 ，| 
其 值 不 会 改变 : 两 个 或 多 个 衍射 , 共 | 


BEC structural motif datti 
构 在 三 维 空间 中 周期 件 重 复 排 列 的 最 
基本 单位 。 它 对 应 于 晶体 点 阵 中 每 个 
点 阵 点 所 代表 的 具体 府 容 ， 包 括 原 
子 、 亢 子 或 分 子 的 种 类 和 数量 及 其 在 
空间 中 排列 的 方式 。 每 个 早 构 基 元 的 
化 学 组 成 、 空 间 结 梅 及 周围 的 环境 必 


点 ， 则 整个 曲 体 被 抽象 为 一 个 点 泗 。 
反之 ， 冉 予 点 阵 点 其 具体 的 内 容 ， 点 
te Bee a abet Ah, fb 
(KERR Rik Rae, iE 
结构 = 点 阵 + 结构 基 元 。 

结构 因子 structure factor RATE 
HAS Akt WAT LE Mt X 射线 的 散 
HBA, ARMAS Fu 由 结构 振幅 
| Fa) 和 相 角 ew 两 部 分 内 容 所 组 
成 , 表示 为 Fu = | Fy | exp 
Tiaw]。 结 村 因子 的 大 小 取决 干 易 胞 
中 各 个 原子 对 xX 射线 的 散射 能 力 和 
蝇 胞 内 原子 排列 的 情况 ， 其 表达 式 汶 
Pou = È fexp! iQar( hx, + ky, +i) ] 
KP, £ 为 第 j 个 原子 在 入 射 方向 上 
的 原子 散射 因子 ;zy SUB j 
个 原子 在 *,y,= 轴 上 的 分 数 坐 标 。 
结构 振幅 structure amplitude 结 
构 网 子 的 模 量 。 其 物理 意义 为 ; 在 衍 
at i&i 的 衍射 方向 上 ， 蝇 胞 内 全 部 电 
子 的 散射 波 委 加 而 成 的 复合 波 的 拨 幅 
与 位 于 唱 胞 原点 上 的 经 典 点 电子 的 散 
St ke oo te BS le fh. t A 
l Fui REA È- A SaR E 
jw 成 正比 ， 即 ; ukl Ful’? 
HAME binding energy 各 个 粒子 
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从 自由 状态 结合 为 -个 复合 粒子 时 所 
AHRR, RE- PRANTL AH 


各 个 自由 粒子 所 必须 给 予 的 能 量 - i ， 


合 能 的 数值 越 大 ， 分 了 或 原子 核 就 越 
稳定 。 分 子 的 结合 能 以 电子 优 (eV) 
为 单位 : 原子 中 具有 各 种 壳 层 的 原 十 


轨道 ， 其 结合 能 是 不 同 的 。 在 光电 子 | 
能 谱 研究 范围 内 ， 价 轨道 的 电子 的 结 
合 能 为 几 个 电子 伏特 ， 而 内 层 轨道 电 


下 的 结合 能 从 此 和 白 刘 上 于 电子 杖 。 
Sw crystalline band = 43 
在 形成 晶体 时 ， 常 伴随 着 谱 带 分 
烈 、 谱 带 强度 的 改变 、 新 谱 带 的 产 
生 和 旧 谱 带 的 消失 ， 这 些 新 产生 的 
Be Be ie He lt Sp BN ae A BR OD AA A 
带 。 结 唱 使 分 子 室 间 排 列 规整 ， 芒 
三 自由 内 旋转 ， 使 得 吸收 谱 带 变 得 
SRR. Poe Ge aE AE Bo g 
多, 如 长 链 脂 肪 酸 在 1170 ~ 
1350cm *' Ja) i) CH, H$ #1 ge Bf He 
摆 振 动 ， 由 于 结晶 而 使 分 子 中 的 
CH, 形成 规整 排列 而 产生 有 规律 的 
W i p. RZ CH, 在 
720cm ”的 振动 是 由 于 两 个 分 子 链 


et. 其 装置 如 下 图 。 


S— ASKE, M,— EHS, 
一 平 而 光 棚 ，M; 一 照相 物 镑 ， 


5: — iH St ak SE 
| RE intercept 直角 坐标 系 原 点 
| 至 回归 直线 与 维 坐 标 y 的 交点 之 间 的 


距离 。 即 回归 直线 y =a + bx 中 的 a, 
是 由 系统 误差 引起 的 固定 偏 情 。 
RERE cut-off fiter gH 
ERAKAR EER HAS E 
FER BAR RRB, AR IL ROE 
所 考虑 的 光谱 区 分 党 两 部 分 :一 部 分 
不 元 许 光 通过 ， 称 为 戴 止 区 ; 另 一 部 
分 要 求 光 通 过 ， 称 为 通 带 区 。 根 据 通 
带 在 光谱 区 的 位 置 又 分 为 长 波 通 和 短 
波 通 两 种 。 这 种 滤 光 片 的 特性 是 透 光 
部 分 的 透射 率 接近 于 100% ， 而 其 他 


段 通 过 一 个 晶 胞 ， 产 生 强 烈 的 分 子 


m HE FA, $E 720cm! 谱 带 发 生 
YR 

捷 尔 尼 - 特 尔 纳 型 装置 Czerny- 
Tumer mounting 一 种 广泛 用 于 单 
色 仪 的 光学 装置 。 该 装置 使 用 两 块 
凹 夯 反射 镜 ， 除 了 对 称 式 装置 外 ， 
还 可 采用 非 对 称 式 装置 ， 从 而 比较 
完善 地 校正 相差 ， 有 利于 太 和 孔径 的 
仪器 ， 使 在 较 大 的 衍射 角 时 下 会 像 
EAHA R E A 


部 分 透射 率 迅 速 下 降 为 零 。 

截 味 处 理 apodization treatment 
一 种 提高 信 噪 比 的 数据 处 理 方法 。 自 
由 感应 衰减 (FID) 信和 号 应 延伸 到 涝 
穷 远 的 时 间 ， 但 实际 上 只 在 采集 时 间 
AQ 上 内 取 数据 ， 相 当 于 FID 信号 尾部 
REPT. ÆA <3T” 则 采集 时 间 
后 仍 有 可 检测 信号 ， 这 种 截断 相当 于 
对 FID 信号 乘 上 一 个 短 形 窗 《 口 } 
PMX, 经 FT 房 主峰 两 竟 呈 现 误 减 的 
小 峰 基 线 不 好 ， 此 即 截断 效应 。 对 
FID RRR- GS te HK RE Ey T, 


498 je 解 介 


BY ART, tH RT FR HE a E 
REAR, EA ARE AP, 
MARK demasking §=fE RYE A AE 
BRULEE. E Ae fe A r (如 
离子 ) 重新 释放 出 来 以 实现 分 析 测 
Ae RET EAS a BL 
SRA AAT RR DR 
分 ; 也 可 以 是 先 分 离 出 掩蔽 络 合 物 ， 
然后 利用 掩蔽 剂 的 热 分 解 性 质 〔 如 
PUES HAS) 将 其 分 解 后 
HERRERAS: BRR. 

HER deconvolution method 

实验 测 得 的 红外 光谱 是 真实 光谱 与 仪 
器 线形 议 数 着 积 的 结果 ， 此 眷 积 降 低 
了 光谱 的 分 辩 率 而 使 谱 宽 加 大 .， 去 除 
这 个 线形 画 数 的 影响 称 为 解 卷 积 或 去 
着 积 。 从 而 可 提高 光谱 的 表 观 分 辨 
率 ， 将 重生 的 谱 带 分 解 成 簿 个 子 谱 
带 ， 达 到 分 峰 的 和 目的 。 解 着 积 可 以 保 
留 吸收 峰 的 积分 面积 ， 并 能 提供 定 基 
的 信息 。 由 于 在 傅 里 叶 变 换 时 x 的 积 
分 限 不 可 能 从 - m 一 +o ， 解 着 积 时 


需 对 于 涉 图 进行 截断 ， 为 此 解 卷 积 后 | 


的 光谱 分 辨 率 的 提高 是 有 限 的 ， 且 受 
截断 函数 的 影响 。 由 此 可 知 ， 对 一 个 
光谱 进行 解 着 积 时 ， 尊 先 要 将 它 变 成 


于 涉 图 ， 再 选取 :一 个 截断 函数 与 干涉 


图 相 乘 ， 热 后 再 进行 傅 里 叶 变换 才能 
完成 全 部 的 解 着 积 运 算 ， 

解 着 积 技术 deconvolution tech- 
nidue “光谱 解 着 积 技术 主要 有 两 种 
计算 方法 。… 种 是 根据 Vancittert 方 
法 建立 的 迁 代 法 ， 这 种 方法 用 于 研究 
光栅 光谱 侈 和 差 频 激光 光谱 仪 记录 的 
气相 红外 光谱 。 另 一 种 方法 是 利用 全 


蜂 叶 变换 进行 的 傅 里 叶 解 卷 积 靶 ， 也 
称 傅 里 叶 自 解 着 积 。 博 里 叶 解 着 积 技 
AR — MB PRG BAe 
(HARET) HAMAR. BRR 
BRIER. 

MAM unwindase 催化 脱氧 核 
糖 核 昔 援 的 双 链 解 开 的 酶 称 为 解 链 


| Mo 它 可 使 脱氧 核 精 核 苷 酸 进 


行 复制 。 

解吸 电离 desorption ionization 
质谱 分 析 中 ， 从 冷凝 相 中 直接 解吸 出 
气相 离子 的 电离 法 的 总 称 。 例 如 : 场 
解吸 CFD). th TRG (FAB), 
等 离子 体 解 吸 (PD). MOC RR 
(CLD). RRR RRR 
(MALDI) 等 

介 电 常数 ”dielectric constant H 
偶 极 定向 极 北 而 产生 的 描述 电介质 性 
能 的 参数 ， 介 电 常 数 的 测定 在 有 机 
物 结 构 的 研究 和 物质 的 定量 分 析 以 及 
吸收 光谱 的 解释 中 是 很 有 用 的 。 

介 电 常数 检测 器 。 dielectric con- 
stant detector MARA AES, E 
Beier Anh see es EGES] 
ISS. CRS oy ee ag a 


| 简 形 电极 ， 电 极 间 空 阶 体积 只 有 几 微 


Fr, 在 两 电极 间 可 一 个 稳定 的 高 颖 电 
流 ， 当 会 溶质 的 柱 流 出 物流 过 电极 
时 ， 因 介 电 常数 的 变化 而 引起 高 频 电 
流 的 变化 ， 这 种 高 频 电 诈 的 变化 与 入 
质 浓度 成 正比 。 因 为 很 容易 选择 到 一 
种 与 洲 质 介 电 常 数 不 同 的 溶剂 作 流 动 
相 ， 所 以 ， 这 种 检测 器 是 一 种 通用 型 
MRS SE, REER he OP HD 
BE. 
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界面 interface 


84% REJA 84% BEB 16% 时 两 点 之 出 
的 距离 。 两 种 茜 质 的 厚度 应 该 在 该 界 


面 距 离 的 6 信和 以 上 ， 才 能 保证 测量 的 


准确 性 .。 

界面 电势 
化 学 池 相 界面 所 存在 的 电位 差 。 一 个 
电化 学 池 . 如 丹尼尔 电池 ，Cu( 导 
#2) | Zo 板 1 Zn50, HH i CuSO, 
| Cu 板 ， 其 中 用 “1 ”表示 相 
界面 ， 这 些 金属 和 金属， 金属 积 深 
液 , 溶液 和 溶液 的 相 界 面 存在 电 
位 差 。 

HM = interface analysis 在 样 
品 表面 分 析 中 ， 不 仅 需 要 知道 样品 表 
面 的 成 分 、 人 以 和 态 和 结构 ， 述 需要 了 解 
薄 错 和 薄膜 、 洲 腊 和 基底 的 界面 上 的 
化 学 状态 。 对 界面 上 的 元 素 成 分 .化 
掌 价 态 以 及 结构 的 分 析 称 为 算 面 分 
棉 。 由 于 界面 在 表面 的 内 部 ，-…… 般 直 
接 的 方法 很 玲 获得 异 面 的 信息 。 在 界 
Bair., —R EZR S REE 
T. 同时 对 剥离 后 的 表面 成 分 进行 检 
测 ， 这 样 就 可 以 获得 界面 上 的 各 种 物 
理化 学 信息 。 

BBB gold electrode 


一 种 经 常 


使 用 的 ， 有 几 金 作 材 料 制 成 的 电极 ， 常 | 


用 来 测定 正 电位 一 制 的 电化 学 反应 。 

SAHA metal deposition ZE 
She Hs MERA A HA a OE 
阴极 沉积 出 来 的 过 程 。 


是 指 具 有 不 同 元 ; 
素 、 化 学 或 物理 性 质 的 两 种 体 相 之 间 | 
的 边界 。 一 般 界 面 宽 庶 的 界定 是 用 在 
两 种 不 同类 质 的 连接 处 测量 得 的 某 信 
号 强度 从 其 最 大 值 的 16% 增加 到 | 


interfacial potential 电 . 


SAR metallic electrode LG 
属 材 料 作 为 基体 的 电极 统称 金属 电 
E. 根据 金属 在 电极 反应 中 的 化 学 作 
用 ， 人 金属 电极 可 分 为 二 类 : (1) 活 
性 金属 电极 ， 如 钢 浸 入 合 网 离子 的 溶 
液 中 ， 电 极 可 用 Or 符号 表示 ; 
(2) 金属 及 其 难 溶性 盐 所 形成 的 电 
E, WHERE: (3) MHS 
ALR. SSE, H 
Biome, APS KR IY, Me 
极 搬 在 会 Fe 及 Fe “离子 的 溶液 中 ， 
可 用 Pv Fet, Fet 表示 。 

RRMA BK metal 
complex ion chromatography; MCIC 
又 称 金属 络 合 物色 谱 法 。 是 使 被 测 金 
需 离 子 与 适当 的 有 机 配 位 体 作 用 ， 形 
成 金属 配合 物 《 中 性 分 子 、 配 阴 离 


| FRECHE TS) E. RAM 
| BORA THAR SA AR) — op 


庶 方 法 。 满 为 它 的 分 析 对 象 是 金属 离 
F. 所 以 也 可 以 作为 一 种 离子 色谱 


| 法 讨论 。 


SMEAR metal autoclave 用 
于 高 各 分 解 样品 的 金属 密封 加 热 容 
ae, HETI oTt, EH 10MPa。 
适 于 分 解 有 机 基质 样品 ， 测 定 其 中 的 
FERRERS., REL h, W, Ai 
紊 等 ， 特 点 是 分 解 充分 ,可 防止 挥发 
HR. 

SAREE LR metal oxides 
stationary phase ”国定 相 填 料 为 末 经 


| 修饰 的 或 进行 了 表面 处 理 (修饰 或 


RHE) 的 金属 息 化 物 微 粒 (微粉)。 


常用 的 金属 氧化 物 固定 相 有 氧化 铀 
Kib, ERE, AA HEA 


410 jn 人 金 紧 近 


剂 ， 也 有 的 用 作 离子 交换 剂 。 
Riki metal indicator 一 种 
能 与 金属 离子 生成 有 色 配 合 物 ， 用 以 
指示 配 位 滴定 中 人 金属 离子 浓度 的 变化 
各 注定 终点 的 显 色 剂 ， 简 称 人 金属 指示 
剂 。 其 原理 是 : 滴定 终点 前 ， 人 金属 指 
示 剂 (In) 与 被 滴定 金属 离子 (M) 


反应 ， 生 成 -种 与 指示 剂 本 身 颜色 明 | 


显 术 同 的 配合 物 , WA EDTA 时 . 金 


属 离子 被 络 合 浓度 逐渐 降 你 ， 当 接近 | 


滴定 反应 的 化 举 计量 点 (滴定 终点 }) 
讨 ， 书 与 指示 剂 络 合 的 金属 离子 被 
EDTA 夺 出 ， 释 放出 指示 剂 ， 引 起 溶 
液 颜 色 的 突变 指示 滴定 终点 的 到 达 ， 
显然 ， 只 有 满足 如 下 条 和 件 的 显 色 剂 才 
可 考虑 用 作 人 金属 指示 剂 : (1) Min 的 
颜色 与 ja 的 颜色 明显 不 同 ， (2) M 


与 In 的 反应 演 繁 、 迅 速 ， 有 良好 的 | 


FETE: 3) 络 合 物 的 稳定 性 
适当 ， 既 要 有 足够 的 稳定 性 ,但 又 要 
th M-EDTA 络 合 物 的 稳定 性 低 ; (4) 
In 本 身 要 稳定 ， 使 于 贮存 和 使 用 。 
金属 中 气体 分 析 gas analysis in 
metal HER PUSRLED. B 
溶 体 、 气 了 妃 或 气泡 形式 存在 的 氧 、 
氢 、 氮 进行 的 分 析 。 控 市 金 属 中 的 气 
体 含量 对 保证 金属 的 力学 和 物理 性 能 
意义 重大 ， 超 纯 金 属 和 半导体 材料 等 
中 的 气体 合 量 甚至 要 低 至 10 数量 
级 。 常 用 的 气体 分 析 方 法 有 熔融 抽取 
法 、 化 学 分 析 法 、 物 理 分 析 法 和 请 差 
电池 法 等 。 分 析 人 金属 表面 的 气体 还 可 
HAE THER., BIERE., DKE 
子 质谱 和 扫描 电镜 等 方法 来 进行 。 
金鹏 必用 色 谐 metal interaction 


| chromatography 及 称 固定 金 局 离子 


关 和 色 详 。 指 结合 在 固定 相 表 面 整 合 
基 团 土 的 金属 离子 是 溶质 保留 和 分 离 
的 主要 因素 的 色谱 方 法 。 它 是 亲 和 色 
谱 的 延伸 ， 固 定 在 画 合 环 中 的 金属 离 
子 可 以 有 效 地 结合 蛋白 质 、 肘 类 等 后 
物 样品 ， 在 生物 样品 的 分 离 与 制备 中 
得 到 了 应 用 。 

BE compact layer WR 
Helmholtz 层 或 Stern Ge. 实验 证 实 ， 
Fe A AP PP TAFE RB, MEH 
电极 表面 的 一 层 称 为 内 层 ， 由 溶 旗 分 
子 和 特性 吸附 的 离子 或 分 子 组 成 。 特 
性 吸附 离子 的 电荷 中 心 构成 内 Helm- 
holtz 平面 ， 最 接近 电极 表面 的 溶剂 
化 离子 的 电荷 中 心 槐 成 外 Helmholtz 
平面 。 

近 红 外 情 里 时 变换 表面 增强 拉 曼 光 
Hf near-infrared Fourier transform sur- 
face-enhanced Raman spectroscopy; 
NIR-FT-SERS Hitt SS m nt eR 


| ESE CTE EFT He A 3 GE 


RSR. EAMES MERE 
BRA CA RRR. TAT 
RMA, ARS Cee 
强 效果 完美 地 结合 在 一 起 。 已 在 电化 
学 过 程 、 腐 包机 理 的 研究 中 得 
色 应 用 。 

近 红 外 光谱 学 near infrared apec- 
troscopy WER A T Eii thE 
(NIR, 0.75 ~ 2.5pm 或 13333 ~ 
4000em 一 ) 能 量 较 低 的 电子 跃迁 条 
分 子 振动 状态 间 的 吸收 。 在 中 红外 区 
主要 是 分 子 振动 基 频 吸收 ， 而 在 NIR 
区 由 于 频率 较 高 ， 主 要 是 分 子 振动 的 


近 进 jin 4ii 


RRA RU. ELS 
EN A aR. EER 
用 来 研究 含 乞 壤 子 的 官能 团 如 [一 再、 
N—H, O-H Hk GH, mE, 
M.A. AAS he A, 
FASE. PRE., BERS, k. Wie 
高 分 子 、 稀 上 和 过 小 人 金属 离子 化 合 物 
等 。 它 在 农产品 及 其 加 工 品 和 各 种 生 
物 物 料 分 析 ， 药 物 快速 检验 ， 石 油 化 
LAE Pe PER EH POS} SDT PB) 
Pen. E TEE, MARAE 


学 计 基 学 算法 的 发 展 ， 通 过 应 用 各 种 | 


数学 算法 提取 信息 ，NIR 光谱 用 作 定 
性 分 析 ， 可 对 样品 进行 分 类 ;用 于 定 
BARRA LION, WHR, RE 


RG. TMS eS 


Hh. TERE, MBSA. Ie 
AREFE. 
MEET Sb Stik 
SEL A BAT Ae SAT E 
用 波 数 范围 为 15000 ~4000 cm 。 特 点 
FERED ,寿命 长 ,稳定 性 好 。 

近 红 外 检测 器 near infrared detec- 
tor 近 红 外 常用 的 检测 器 是 蚀 化 钢 
检测 回 ， 分 为 区 电导 型 (77K )、 光 
RM (77K) AIG RE (293K ) 。 
FOR WERE pe & 0 Ae 
FAHRE, 在 液 氮 77K 冷却 下 
工作 ,低频 端 截止 波长 为 1800cm -!， 
AMME 10000em *'。 因 为 它 是 在 
WATE E, ARED, Ri 
度 高 。 还 有 一 -种 近 红 外 检测 器 是 三 化 
r Phbse， 它 利用 光电 导 效 应 测量 ， 
可 在 干冰 【195K ) ARH CTK ) 
FIF. RASS, A RIE 


near infrared source 


(PbS) AIRE (Si) 等 近 红 外 探测 器 。 
近 红 外 区 near infrared region; 
NIR 近 红 外 谱 区 是 介 于 可 见 谱 区 与 


| 中 红外 谱 区 之 间 的 一 段 谱 区 ， 其 波 数 


范围 为 13300 ~ 4000cm - 。，MNIR 谱 区 


| 中 所 包含 的 信息 主要 是 分 子 中 原子 则 


振动 的 倍 频 〈( 即 分 子 吸 收 一 定 的 辐 
射 时 ， 据 动能 级 从 基态 跃迁 到 第 二 或 
PIRSA HRY) 和 和 
HAS (PP ERRERA), JE 
信息 量 与 中 红外 区 相当 ， 客 以 舍 H 
Bros ay =, W 0 一 H，N 一 
H, C—H &, 

SEAR AQ injection valve = OBR GH 
样 闫 。 是 将 样品 惟 确 定量 地 导 人 色谱 
ERDEN. Ha AOA 
样 器 ， 其 结构 如 下 图 所 示 。 进 样 体积 
由 样品 环 确定 。 操 作 时 先 将 阀 柄 置 于 
采样 位 置 ， 这 时 进 样 口 只 与 样品 环 接 
通 ， 处 于 常 压 状态 ， 用 微量 注射 器 广 
AFERRA. 样品 停留 在 样品 环 中 。 
AEE RE Be BA Ly Ff FE Bh 60° E ERE 
位 置 时 ,流动 相 与 样品 环 接 通 ， 样 品 
被 流动 相 带 到 色谱 柱 中 。 


2 2 


采样 位 置 进 样 位 置 


六 通 阀 进 样 器 工作 原理 
1 一 接 色谱 柱 :2 ,5 一 样品 环 :3 一 进 样 口 ; 
4— FOR; OED; 7— oF 


HER sample size 通过 进 样 加 


472 jin 进 淄 禁 经 蝇 


导 人 分 析 仪 器 的 样品 质量 或 进 样 溶液 
体积 。 在 色 谐 分 析 中 ， 通 常 是 用 微 逢 
BNF Rat 

HER injector 色谱 仪 中 用 来 将 
样品 准确 导 人 色谱 体系 的 装置 。 分 手 
动 和 自动 两 种 方式 。 进 样 器 要 求 密封 
性 好 ， 死 体积 小 ， 重 复 性 好 ， 进 样 时 
引起 色谱 系统 的 频 力 和 流量 波动 要 很 
As. 进 样 方式 有 隔膜 进 样 、 停 留 进 样 
和 峭 进 样 。 现 在 的 液 相 色谱 仪 所 采用 
的 手动 进 样 器 几乎 都 是 耐 商 压 、 重 复 
性 好 和 操作 方 使 的 阁 进 样 器 。 

进 样 身 技术 sampling boat tech- 
一 种 火焰 原子 化 技术 。 是 将 
试 样 置 于 雏 舟 或 钨 舟 内 ， 预 先 巴 以 干 
RM, 然后 将 试 样 舟 放 人 火焰 中 ， 试 样 
被 迅速 原子 化 ， 得 到 锐 的 吸收 信号 


nique 


峰 。 后 经 改进 ， 在 舟 上 方 放置 一 开口 “ 


RAR, KEME PE, TE 
ERWE, MER PT. X 
T ETE A AOE a 
特点 是 进 样 基 大 ， 进 样 量 可 达 tml， 
测定 的 相对 灵敏 度 高 ， 检 出 限 比 常规 
火焰 原子 吸收 法 改善 20 ~ 50 悦 。 试 
样 舟 的 温度 较 低 ， 只 能 达到 1200€, 
FBR T BH. H.R. HB. OR. RB. 
TA, B.S SRS ice. 
上 述 这 些 元 紊 下 是 环境 榨 制 分 析 和 生 
物 医学 感 兴趣 的 元素 ,因此 ， 在 这 些 
领域 中 获得 广泛 的 应 用 。 

WERE leaching process 也 称 
Bate. BALA 
上 固体 原料 中 提取 到 洲 液 中 的 过 程 ， 
所 得 的 产物 为 浸出 液 ， 余 下 的 不 淤 性 
固体 党 被 称 为 讲 或 载体 ,在 工业 中 ， 


温 取 是 常用 的 分 离 过 程 之 一 ， 如 在 湿 
法 治 金 工业 中 用 漫 取 过 程 把 矿石 中 的 
ASRS SA, ed, EA 
和 化 工 中 用 来 提取 有 效 成 分 。 

SER EE forbidden line 7E X 射线 
ICCA EP. SE PR ERE 
WU TRIE TEE 

SE RBER TE «forbidden transition JE 
FAHER ae A a Pe EE 
其 他 因素 影响 下 产生 的 一 种 原子 、 分 
子 、 原 子 核能 级 癌 的 哮 迁 。 比 如 分 子 
UB GRR ERT Pee RA SEE. RTL BE 
K FREER RAE RRA, KE 
JLACA BER RE RA, BREIL 
率 小 的 摩尔 吸光 系数 也 小 ， 前 者 为 多 
VR, SRRaPRRT. SRA 
SSE REE, AER 
寿命 通常 比 荧光 寿命 长 很 多。 

Shw classical light scatter- 
ing SLUTS. 

MP unit cell HR aAA 
构 的 周期 性 所 划分 出 来 的 大 小 和 形状 
完全 相同 的 平行 六 面体 。 蝇 胞 是 晶体 
结构 的 基本 单位 ， 对 电 体 结构 的 研究 
可 晤 结 为 对 一 个 唱和 胞 的 研究 ABA 
ATBASEE. PASM 
原子 的 种 类 及 坐标 参数 。 前 者 表示 蝇 
MUOKRDAER, SSR ax ih 
胞 内 部 各 产子 的 相对 位 团 。 朋 了 这 两 
方面 的 数据 ， 整 个 晶体 的 空间 结构 也 
就 清楚 了 。 晶 胞 是 人 为 划 定 的 ， 所 以 
WRASSE. Mate A Beep 
3 个 不 共 面 的 最 短 点 阵 矢 量 作为 基 矢 
mi RPE SA, ERAS. E 
TRAE Se 20 i. (Ra et ak 
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AR HE OR REA Niggli 约 化 条 
AP EHR A FA RTE), BR AR 
晶 胞 或 是 约 化 晶 胞 。 

aaa 3p BEE 7 lattice resolution 
电子 透射 电镀 的 -项 重要 性 能 指标 。 
其 测定 方法 为 利用 外 延生 长 方法 制 得 
的 定向 单 品 薄 膜 作 为 标 样 ， 拍 摄 晶 格 
像 。 根 据 仪 器 分 辩 本 领 的 喜 低 ， 选 择 
曲面 间距 不 同 的 样品 做 标 样 测 香 .。 

晶 格 缺陷 latice defect 
FA RATEI TE DR AIHE A ER A de H eE 
FARR ARER. WAE. E 
Pa. fe. ES, 

MASH lattice image 透射 电镜 中 
物镜 光 阑 接收 -个 或 记 个 布拉格 衍射 
WERKER oR. BAR 
AED- 3c HAT RE 
干涉 像 。 使 用 直接 和 间接 分 辩 的 晶 格 
像 能 够 检测 试 样 中 的 缺陷 并 确定 
其 位 置 。 

Mee) lattice vibration 单位 
Ma E YT, AFTRAT- 
4 Be Hie Bh RA ERRI., € 
单位 晶 胞 由 含有 中 个 分 子 ， 则 有 
3 (2P-1) 个 唱 格 振动 罚 式 ， 其 中 
3 (P-t) 个 为 平 动 型 唱 格 振动 ，3P 
个 为 转动 型 晶 格 振动 。 因 分 子 内 原子 
之 间 的 作用 力 比 分 子 之 间 的 作用 力 
大 ， 分 子 内 的 振动 频率 高 ， 唱 格 振动 
频率 低 ， 而 品格 振动 中 的 扭 动 或 摆动 
REP SRK, 由 于 晶 格 振动 受 
分 子 间作 用 力 支配 ， 因 此 出 现在 低频 
MEET oh Wee YA 

PARK crystal nucleus ”结晶 过 程 中 
BARREA EIEE. JE AIJE 


aS PEAS i 


| BET 3p) BI LAL RK 
a er 
| 子 因 静 电 作用 逐步 形成 离子 对 、 离 子 


群 并 成 长 到 -- 定 大 小 的 颗粒 称 沪 品 
核 。 通 常 蝇 核 仅 含 数 对 构 蝇 离子， 不 
MULE BTS a eR TA. M 
BASE Bet a RK A RO K.. 
fl, Ba50, 的 均 相 成 核 过 程 是 在 其 
在 过 饱和 溢 滚 中 ， Ba 和 SO? EJ E 
HEARS AF et (Bat SOL}, 
离子 对 进 一 - 步 结 合 Ba BR SOT” 形成 
ATH, 离子 群 成 长 到 一 定 大 小 时 ， 
就 成 为 唱 核 。BaSO, 的 晶 核 约 由 8 个 
{4 对 ) ABBA. BAA 
REA. 

MAHAR Miller indices 28a dh 
MERRER PRERE, iA 
(hil), MRR GRIER. a m 
(hk) 是 吻 而 在 3 个 晶 轴 上 截 距 的 志 
Mth, 有、£、! 应 是 3 个 互 质 的 整数 。 
如 果品 面 与 某 一 晶 轴 平行 ， 则 与 该 轴 
对 应 的 指标 为 0。 当 对 吕 体 的 宏观 蝇 
面 进行 指标 化 时 ，- 一 般 将 晶 轴 系 的 原 
点 放 在 晶体 中 心 ， 外 形 中 两 个 平行 的 
wE — +H (AM), WARP 
(hki). 

B cystal 由 原子 或 分 子 在 空 
间 按 一 定 规律 周期 重复 地 排列 构成 的 
RMH. MERRE RIER 
性 质 是 相同 的 ， 恰 在 晶体 中 不 同 的 方 
向 上 其 有 不 同 的 物理 性 质 〈 如 电导 
率 、 热 膨胀 系数 、 折 射 率 等 ) 。 

品 体 场 分 裂 参 数 crystal field split- 
ting parameter J hii AAR LHS} BK As 
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的 参数 ， 一 般 用 场 强 参 数 Dy 表示 。 
在 晶体 场 中 中 心 原子 {或 离子 ) 的 d 
(或 人 电子 受到 周围 配 体 原子 或 离 
子 的 库仑 静电 场 的 作用 ， 原 本 简 并 的 
中 心 原子 (RAT) 的 d (或 从 轨 
道 解 除 简 并 ， 发 生 能 级 分 裂 。 能 级 分 
FU BAR GL Be Ac) h rh A BR EAD 


BBE. Olin, Wed PBT, | 
在 0, MPRA FT d Mea | 


Mt Flt, WAKER. 其 能 级 差 
10Dq。 对 于 d (Al) 离子 ， 当 考 
HS ARIA AI. RS 
EPES, C, AAP BL C, Ag 
ETSERI A KH RS SR, 

晶体 点 阵 crystal lattice FA AR 
Sia AEN AEA ALE, AY 
AeA SS LAE, ORE ALR 
按 一 定 周期 重复 出 现 的 原子 、 元 子 或 
分 子 看 做 是 一 个 结构 基 元 ， 进 而 将 结 
构 基 元 抽象 成 - -个 几何 点 ， 这 些 与 周 
期 中 所 售 的 具体 内 容 泡 关 的 点 的 集 
合 ， 称 为 晶体 点 阵 ， 它 反映 了 晶体 结 
构 在 三 维 空间 的 周期 性 。 晶 体 点 阵 在 
空间 上 应 该 是 无 限 的 ， 每 个 点 阵 点 周 
围 的 环境 都 是 完全 相同 的 。 

晶体 控制 发 生 器 。 crysta] control 
producer ARRE By MS 
的 一 种 ， 它 利用 振荡 频率 十 分 稳定 的 
石英 晶体 作为 振 源 ， 经 过 电压 和 功率 
放 太 后， 产生 具有 一 定 功率 和 频率 的 
高 频 信 号 ， 用 以 产生 和 维持 等 离子 体 
放电 。 FR AA te RH 
6. 78MHz ， 经 过 一 次 倍 频 后 频率 达到 
27. 12MHz， 经 电压 放大 和 和 功率 放大 
后 达到 1 ~2kW 的 功率 输出 ， 供 给 等 


| 离子 体 放 电 。 这 类 发 生 器 的 基本 数据 


频率 为 27.12MHz， 功率 稳定 性 为 
+ 有 3 名 ， 频率 稳定 性 为 + 0.05% , 
反射 功率 < 10W， 输 出 功率 为 1 ~ 
SW, 还 有 一 种 发 生 器 频率 为 
40. 08MHz。 它 是 由 电波 管理 制度 所 
规定 的 。 

MAS AB crystallographic point 
group 晶体 结构 中 可 能 存在 的 点 对 
称 操作 群 。 晶 体 且 有 空间 点 阵 式 的 结 
构 ， 品 侍 中 允许 存在 的 宕 观 对 称 元 束 
只 有 对 称 中 心 、 镜 面 和 轴 次 为 1 2、 
3、4、6 的 旋转 轴 及 反 轴 。 将 晶体 中 


: 可 能 存在 的 各 种 宏观 对 称 元 素 通 过 -- . 


个 公共 点 按 - - 切 可 能 性 组 合 起 来 ， 总 
共有 32 种 型 式 ， 和 这 32 种 型 式 对 应 
的 点 对 称 探 作 群 称 为 才 体 学 点 群 。 了 
解 蝇 体 所 属 的 点 群 对 测定 晶体 绪 构 、 
研究 晶体 的 物理 性 质 等 十 分 重要 。 

AR crystal system “省 种 晶体 按 
其 点 群 对 称 性 押 作 的 分 类 。 根 据 晶体 
所 具有 的 特征 对 称 元 素 可 将 其 分 为 七 
种 品系 ,这 七 种 晶 系 又 可 以 分 为 三 
类 ;立方 品系 含有 一 -个 以 上 的 高 次 
轴 ， 对 称 性 最 高 ， 称 为 高 级 唱 系 ; 六 
方 品系 、 四 方 唱 系 和 三 方 品系 都 只 合 
有 一 个 高 次 轴 ， 至 少 有 两 个 蝇 轴 单位 
长 度 相等 ， 对 称 性 比 立方 唱 系 作 ， 称 
A PRR: FERR., HERAN 
SPARE AUR, HAR 
三 个 边 长 均 不 等 ， 对 称 性 最 低 ， 称 为 
LECEN 

AalS) crystal orientation 在 研究 晶 
PERIE STERT, iet- Y 
FRAG. ERS p., FT ey 
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Aiea ie a) aE SE FS AS PE A ial K eS 
谱 ， 和 研究 其 各 向 异性 的 特定 物性 。 
ARG crystaline precipitation 
TLE TE Ay HRE Te), AOA a 
AmE EE (如 BaSO,, MgNH, PO, 
等 )、 无 定形 沉 注 (如 Fe, 0, 
等 ) Mist FW SS A SLA E 
(MA). ETIMELE LAER 


BAC). BIERRA, EE 
误 莽 的 大 小 。 精 密度 通常 用 标准 偏差 


fete Ol -lpm 之 间 ， 内 部 排列 规 


WS, SRR. ERENER FOR | 


BM, ERRATA, {Ath 
SUCEN MAE RUG Ra. — 
般 说 来 ， 洲 解 度 大 的 易 形 成 晶 形 沉 
注 , 溶解 度 小 的 易 形 成 无 定形 沉淀 
MEA protamine 是 真 核 生 物 精 
子 染色 质 中 的 主要 下 和 罕 质 组 分 ， 由 此 
RARE. 它 是 富 售 碱 性 氨基 酸 
(如 精 氨 酸 ) 的 低 分 子 其 〔 约 5000) 
HERA. Se hem Bee 
合 ， 少数 精 恒 白 与 酸性 蛋白 结合 。 精 
SEAT Ke B-DNA 的 主 淘 之 中 。 
SH fractional distillation 
“SME”. FAIRS —. ERIE 
Py DRL EFT kB SD TILA ER NS BE 
DS ROE A noe. WER, 
BA 25 AE PE ZR. EEA 
e+, SHORE, F 
下 流动 的 部 分 回流 液体 密切 接触 ， 使 
滚 相 中 含 越 来 越 多 的 难 挥发 组 分 ， 容 
易 挥发 的 组 分 不 断定 集 于 气相 中 ， 得 
到 多 次 重复 简单 藻 饮 的 效果 。 按 操作 
方法 的 不 同 ， 可 分 为 ， 


" «HO . 


又 称 | 
| 被 此 之 闻 相 符合 的 程度 ; 后 者 是 指 在 


j 


于 大 规模 生产 ， (2) CHa 
MGA SH, ARETAS 
中 液体 达到 预期 组 成 时 ， 即 排出 ， 并 
重新 扣 料 ， 用 于 小 规模 生产 或 对 产品 
进行 提纯 等 。 广 泛 用 于 石油 、 化 学 、 
治 金 等 工业 中 ， 

WER precision 在 规定 条 件 下 
多 次 重复 测 党 同一 量 时 各 测定 值 彼此 
由 符合 的 程度 ， 表 征 测 量 结果 中 随机 


或 相对 标准 偏差 表 示 ， 有 时 也 用 极其 
表示 ,少数 情况 也 用 算术 平均 其 表 
示 。 精 密度 同 被 测定 量 值 的 大 小 有 
关 ， 在 报告 精密 度 时 ， 频 指明 获得 该 


| 精密 度 的 被 测定 基 值 的 大 小 或 证 度 。 


好 的 精密 度 是 获得 好 的 准确 度 的 前 
提 ， 精 密度 不 好 ， 不 可 能 获得 好 的 准 
AME; 但 精密 度 好 .未 必 就 肯定 能 蓝 
得 好 的 准确 度 ， 因 为 系统 误差 的 存在 
不 影响 精密 度 ， 但 影响 准确 度 。 精 密 
度 分 室内 精密 度 与 室 间 精密 度 ， 前 者 
是 指 一 个 分 析 人 员 在 同一 条 件 下 于 短 
期 内 重复 测定 某 一 量 所 得 到 的 测定 值 


不 同 的 实验 室 由 不 同 分 析 人 员 在 不 同 
条 件 下 重复 测定 某 一 量 所 得 到 的 测定 
值 彼此 之 间 相 符合 的 程度 。 


HEHH precision contol 在 


;分 析 测试 中 为 控制 测试 结果 的 随机 误 


差 在 所 允许 的 范围 内 所 实施 的 全 部 有 
计划 有 系统 的 技术 与 管理 活动 。 采 取 


| 适当 的 技术 与 管理 措施 使 同一 分 析 人 
(1) 连续 精 | 员 用 同一 分 析 仪器 与 方法 对 同一 量 相 


恼 一 料 液 不断 从 塔 中 部 送 人 ， 塔 项 | 继 进行 两 次 重复 测定 的 重复 性 
HR SS RRR, ER | r<2. 835,, n 次 重复 测定 的 重复 性 
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7, Eks S, 是 单 次 测定 的 标准 偏差 ， 
k, 为 对 调 定 次 数 的 校正 系数 ， 可 由 
统计 书 和 手册 中 查 得 .不同 分 析 人 员 
在 不 同 仪 器 上 上 十 不 同 或 相同 的 时 间 内 


用 同一 分 析 方 法 对 同一 量 进行 两 个 单 | 
次 测定 的 再 现 性 员 私 2.83S8 ， 备 分别 ， 
| 裂 ” 和 精细 结构 。 所 谓 等 场 分 裂 就 


Re fR -zf 二- 直 )， S 是 
实验 室 间 测定 的 标准 偏差 。 

精确 质量 测定 exact mass meas- 
urement LA" C 的 质量 12.00000000 
Fe He, AnH = 1.00782503, N = 
14. 00307407. “O = 15. 99491462, A 
FERE RHR A T A A e 
Ad: HM, W C Hu 质量 为 
220. 1252, Ca HyS 质量 为 220. 1286, 
因此 精确 前 测量 离子 的 质量 ， 可 以 淮 
确 无 误 的 定 出 离子 的 元 素 (MaA) 
组 成 。 透 常 是 采用 高 分 辨 质谱 仪器 准 
确 进行 测定 ， 称 精确 质量 测定 。 


谱 图 中 .由 于 电子 自 旋 角 动 量 的 作用 
产生 能 级 的 分 裂 ， 导 致 谱 线 分 裂 ， 形 
成 多 重 结 构 ， 称 为 精细 结构 。 在 原子 


光谱 中 ， 由 于 原子 中 电子 的 自 族 轨 道 ， 


相互 作用 ,使 能 级 存在 多 重 结 构 ， 导 
致 光谱 详 线 的 多 重 结 构 。 多 重 线 间 陆 
与 原子 序数 有 关 ， 轻 元 素 谱 线 多 重 结 
构 间 蝙 很 小 。 当 使 用 极 高 分 辩 率 的 分 
HRR CRIT BR. OK RUE RE 


仪 高 级 次 部 分 等 ) 来 观察 原子 光谱 | 
时 ， 还 可 观察 到 原子 光谱 中 各 个 多 重 | 
线 的 每 一 条 谱 线 。 后 者 又 可 分 裂 成 许 | 


多 波长 非常 接近 的 详 线 ， 出 现 超 精 细 
结构 。 它 是 由 同位 素 效 应 和 核 自 旋 引 
起 的 。 同 位 素 效应 较 广 泛 地 应 用 于 光 
谱 调 定 同位 素 各 组 分 售 量 。 

对 于 含有 两 个 员 两 个 以 上 的 未 耦 电 
TER, ER 谱 会 表现 出 “ 零 场 分 


是 在 未 加 外 磁场 时 ， 本 耦 电子 何 的 相 
车 必用 使 能 级 就 已 经 产生 分 并 ， 正 是 
这 种 分 发 使 得 ESR 谱 中 出 现 若干 条 
谱 线 ,被 称 之 为 精细 结构 ， 以 示 与 电 


， 子 和 和 核 相互 作用 引起 的 超 精 细 结 构 的 
为 标准 、 任 可 一 种 同位 过 原子 有 量 都 不 


BRI. 

MRE depth of field 和 物 空间 内 
Bay TR At AE AI Bek SO E PE) PE BS OH fk 
景深 。 在 电子 显微镜 中 ， 由 于 使 用 高 
放大 倍数 ， 景 帝 都 是 非常 大 的 ， 一 般 


| Rap RRL. 


BER aam limit 在 质量 控制 
中 预示 被 控制 的 产品 特性 量 值 有 失控 
IRAR. TEREF., ARRE 


: RCP ORE. FMM, X 
MR fine structure 在 多 种 


PRERADE, FEER, UF 
控制 中 心 线 上 删 的 警告 限 ， 称 为 上 警 
AE., ATE a ot Be A 
限 ， 称 为 下 警告 限 。 通 常 以 特性 量 值 
的 标准 差 的 2 售 值 作为 警告 限 。 这 预 
期 在 正常 的 情况 下 ， 有 95% 特性 量 
ERER ERA., SOAR RHA 
期 的 那样 ， 表 明生 产 过 程 处 于 统计 控 
HRA. SALT 5% 的 特性 量 值 落 
在 警戒 限 之 外 ， 表 明生 产 过 程 存在 统 
计 失 控 的 危险 . 

TERETE radial flow column X #8 
径 向 柱 。 册 两 个 同心 辆 箱 构成 ， 能 使 
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流动 相 带 着 样品 沿 柱 的 纵 商 移动 的 色 
WHE. ERRA R A AARRE, 
Ei oh) A oh el a Sa et E LE 
A, FRA RSA, EE 


ANAM RA TEMAS, RS : 
HiB. BARRA, $ 
TRA WHR, 柱 长 短 ， 等 于 图 ， 


CERJE 

E fol 43 76 A radial distribution 
function; ROF Eisi mA [a TE 
的 非 晶 材料 中 ， 允 中 心 原子 的 距离 为 
处 前 项 子 密度 的 统计 平均 值 。RDF 
可 也 通过 散射 实验 求 得 ， 根 据 RDF 
可 以 确定 中 心 原子 到 各 个 配 位 壳 层 的 
距离 和 各 壳 层 的 配 位 数 。ADR 的 特 
点 是 攻 一 维 的 统计 平均 值 表 示 出 三 维 


中 ， 不 可 避免 地 抹 掉 了 许多 结构 细 


节 ， 不 利于 由 RDE (r) 对 物性 进行 | 


解释 。 
径 向 流动 色谱 


radial flaw chroma- 


tography 采用 特制 的 径流 柱 ,使 样 | 
| jf。。 参 见 压力 梯度 校正 因子 条 。 


品 在 鱼 谱 柱 上 祖 缴 向 移动 而 达到 分 离 
上 县 的 的 一 种 色谱 模式 。 其 特点 是 进 样 
面积 较 大 亲 提 高 样品 处 理 量 ， 有 利于 
制备 : 问 时 国 其 柱 短 ， 可 使 生物 活性 
样品 在 很 撼 的 时 间 上 内 通过 色谱 固定 
相 ， 从 而 保 让 生物 样品 不 失 活 ， 在 生 
物 制 备 领域 具有 较 好 的 应 用 前 景 。 
移 向 压缩 柱 
column 


型 色谱 柱 。 HW RE RK HA 


radial compression 


30em, Ali? Sem 的 塑料 管内 装 上 冯 | 


EON, MUSTER SHES | —i RE 
不 锈 钢管 ， 在 饪 料 管 和 钢管 的 夹层 内 


一 种 可 在 柱 径 向 加 压 的 制备 : 


用 水 或 压缩 空气 向 柱 管 的 从 向 施加 压 
力 ， 通 过 塑料 管 辟 将 填料 庄 紧 ， 

径 向 展开 法 radial development 
MAR EAE. TERE HE 
中 ， 当 点 样 后 在 展开 槽 中 进行 展开 
H, RARRTR ERAT REA 
BCE AY Fe] BI E BE Sp A td > 
布 ， 此 种 展开 方式 称 为 径 向 展开 法 。 

径 向 亡 开 色谱 radial development 
chromatography “又 称 径 徊 流动 色谱 。 
SEEM RHARA. 

kK AKA net retention volume 
经 压力 梯度 校正 因子 j 校正 后 的 调整 
保留 体积 。 用 内 表示 ， 单 位 是 ml。 


其 关系 式 为 mW jV RP, j 为 色 


: HAG 口 压 ; 
的 原子 宅 间 分 布 ， 但 在 统计 平均 过 程 | 阁 往 进口 和 出 口 压力 梯度 校正 因子 


人 为 调整 保留 体积 。 由 于 气相 色谱 
中 色谱 柱 内 存在 压力 梯度 ， 因 此 色谱 
性 内 不 同 截面 上 的 气体 流速 也 不 同 ， 
通常 采用 平均 流速 KER, FA 
色谱 柱 出 口 流速 F, KARA F, = 


PER ARE net Faradaie current 
通过 一 个 指示 电极 或 工作 电极 的 所 有 
法 拉 第 电流 的 代数 和 。 

静电 透镜 electrostatic lens 用 静 
电场 便 蕊 的 电子 透镜 。 静 电场 是 一 种 
AON PR BR IT ST RASH, SE ety 
粒子 束 的 作用 与 玻 现 透镜 对 光 东 的 作 
用 相似 。 轴 对 称 静 电场 的 作用 与 球面 
玻璃 透镜 的 作用 相似 ; 面 对 称 静电 场 
的 作用 与 柱 面 琉 现 透镜 的 作 用 相似 。 


， 应 用 十 阴极 射线 示 波 管 和 电子 显 


微 镜 中 。 
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static seconda- 


静态 次 级 离子 质 请 
ry ion mass spectrometry 次 级 离子 质 


谱 法 的 一 种 。 通 过 控制 初级 离子 流 密 | 
ERE, HELE, eR | 
射 剥 离 的 重 均 非常 少 ， 司 得 离子 束 的 | 
| 面 的 成 分 分 析 及 化 合 物 的 结构 解析 。 


识 射 都 发 牛 在 先前 未 经 泪 射 区 域 所 进 


行 的 次 级 离子 质谱 分 析 。 由 十 油 射 速 


ARSE Mb, AARS B HE E 
面 、 通 过 质谱 分 析 可 以 获得 样品 表面 
ARS. BAR RR, WMR 
BANE, Aik PR NP AS TK RF 


谱 。 因为 利用 质谱 检测 ,因此 具有 非 | 
常 高 的 检测 灵 镍 度 ， 且 仅 检 测 来 自 表 | 
| 式 化 学 发 光 测 量 ， 常 用 的 有 连续 流动 
表面 性 。 它 使 用 的 一 次 粒子 的 能 量 比 | 


面 单 原子 层 的 次 级 离 了 ， 具 有 很 商 的 


动态 二 次 离 于 质 洲 法 较 小 ， 人 射 粒子 
的 能 量 约 为 5SkeY 以 下 ， 离 子 流 密度 
BHO A+ com? SAR RE Bl 
的 离子 损伤 范围 小 到 可 以 和 忽视 的 程 
度 。 该 方法 主要 用 于 样品 最 表面 的 成 
分 分 析 及 化 合 物 的 结构 解析 。 

Wess 3 TSE static headspace 
analysis ”项 空气 相 色 谱 分 析 中 的 一 
种 静态 进 样 方法 。 所 谓 静 态 顶 空 进 样 
是 指 将 被 测 样 蝇 放 入 赣 闭 恒温 的 体系 
中 , 特 气 - 液 或 气 - 固 两 相 达 到 平衡 
MS, HRASRMADHA MAA 
‘PAR. A as PT A 
单 易 实现 ， 在 取样 时 要 求 两 相 仍 处 于 
平 稀 状态， 因此， 在 做 定量 分 析 时 ， 
每 个 便 室 瓶 只 能 取 一 次 样 ， 否 由 就 会 
带 人 很 大 的 误差 。 

WES — RMF RAE static sec- 
ondary ion mass spectromerry 二 次 离 


FRR F ERR- wE F 


的 能 量 比 动 态 二 次 离子 质谱 法 较 小 ， 
人 射 粒子 的 能 量 约 为 5ke¥Y AF, W 
FRB IOC A+ om, FEA 
fe Tg SE A EB AT Le 2 
视 的 程度 。 该 方法 主要 用 于 样 晶 最 表 


静态 光 散 射 
见 弹性 光 散 射 条 . 
BAS RIE static chemilu- 
minescence measurement AHE Ai 
式 的 液 相 化 学 发 光 检 测 器 对 化 学 发 光 
进行 测量 .这 是 一 种 研究 较 早 的 化 学 
发 光 检 测 技术 。 与 此 相对 应 的 是 流动 


static light scattering 


和 流动 注射 式 测量 等 。 

WASSER TE etatie coating method 
用 于 涂 注 毛细 管 柱 固 定 液 的 .一 种 方 
法 。 根据 分 析 要 求 (如 柱 长 、 辕 定 
滚 腊 的 厚度 等 ) 计算 出 所 需 固定 液 
的 草 或 滚 度 (2~5g-1'), WAR 
定 液 的 深 剂 一 般 选 为 二 掘 甲烷 与 正 戊 
烷 的 混合 液 {1 +1)， 在 充 和 被 容量 瓶 
中 将 大 定 滚 与 溶剂 混合 均 鱼 并 进行 脱 
Sab, HAERE Us Be 
压 入 毛细 管 柱 ， 当 柱 充满 后 将 柱 出 口 
MA, EKAP (30 ~40T) Ay 
真空 ， 达 一 定 真 空 度 后 切 去 封口 端 ， 
撤去 真空 将 柱 从 水 治 中 取出 。 

HE mirror plane HEF RPE 
操作 的 对 称 元 素 ， 又 称 对 称 面 或 玉山 
面 ， 国 际 符 导 为 m。 设 在 对 称 图 形 中 
有 一 个 几何 平面 ， 对 称 图 形 中 任意 一 
点 作为 初始 点 向 该 凡 柯 平面 本 垂直 线 
并 阿 平面 另 一 侧 延 偶 等 起 离 ， 此 端点 
与 初始 点 的 性 质 完全 相同 。 这 个 几何 
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平面 就 被 称 为 镜面 ， 上 述 对 称 操作 就 
BA RR E 
久 期 增 宽 secular broadening 

ESR 谱 线 的 宽 麻 有 很 大 差别 ， 这 是 国 
为 除了 寿命 增 宽 外 .还 有 久 期 增 宽 。 
ESR 样品 中 不 是 只 有 一 个 小 磁体 
(ASF. HRS), WATE 
多 的 小 磁 人 迟 。 AEP RRR Rb EE Sh 
RE PS, a ob AE h th) BE 
体 所 形成 的 “局 部 磁场 ”H' 中 ， 所 
以 真正 的 共振 磁场 为 到 = +H, 
在 ESR 测量 中 ,微波 频率 是 固定 的 ， 
因而 共振 磁场 H, CEREN., GA 
部 磁场 WA Eam, Pe al dl 
FER AYO Re OR PB Pe, 
而 是 在 以 再 , 为 中 心 的 某 一 个 小 范围 
内 有 ~- 个 分 布 ， 得 到 的 谱 线 实际 上 是 
FRIRE RRNA. 


EEKE Corie magnetic sus- | 
ceptibility XPG REIL (static | 


magnetic susceptibility) 。 在 证 加 静 磁 
BB, 作用 下 ， 当 校 自 旋 体系 处 于 热 
平衡 【温度 T) 状态 时 ， 体 系 的 磁化 
强度 矢量 M, EET E: My =x Bo, 
Xo =P + 1) Ny? KBT, AR S r 
为 居 里 磁化 率 。 式 中 , NBA 
内 的 核 数 目 ; y 和 / 是 核 的 磁 旋 比 和 


自 旋 量子 数 ; h-", temas 


27’ 
常数 。 

BSA Corie point MRE Se 
BAPE HRE. A FREED 
质 在 居 里 点 外 可 发 生 表 观 重 量变 化 ， 
因此 可 利用 强 磁 性 物质 来 标定 热 重 分 
析 仪 的 湿度， 所 选用 的 强 磁 性 材料 如 
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AAGE (155C), B C35ST), 
金 (59C) 和 铁 
(788T) 等 。 

ERARE Curie point pyrolyz- 
er 居 蜂 点 烈 解 器 是 裂解 色谱 常用 的 
PARE. EMRA Eh A 
性 物质 制 成 丝 状 、 片 状 或 管状 ， 样 品 
TERRE T AA E t F i iit 
E, AFERE EPR a Be 
An Rac HF BF A 1 BA ek -A 
说 转变 点 HBA) Bt, WARIS 


平衡 并 在 较 小 的 范围 内 保持 稳定 ， 样 


品 在 居 里 点 温度 下 裂解 ， 裂 解 后 的 小 
PRR SLA Be EAT oR 
析 - BNA TAPAS LAB EAR Fa a 
器 的 功率 对 居 里 点 裂解 改 温 度 的 重视 
性 和 精度 有 直接 的 影响 ， 实 验 条 件 必 
须 严格 控制 ， 

局 部 控制 ”local control 一 种 将 不 
同 因素 水 平 的 试验 安排 在 同一 区 组 内 
以 提高 试验 精度 的 试验 设计 原则 。 它 
BRB HR eA 
TEARM- WER- 
验 对 象 加 以 分 组 ， 所 分 的 组 称 为 区 
组 - 在 区 组 内 试验 条 件 相对 比较 接 
if. HAR, KASH 
对 较 大 ， 将 同一 因素 不 同 水 平 的 试验 
安排 在 赔 一 区 组 内 ,试验 误差 较 小 ， 
有 利于 灵敏 地 判断 因素 效应 。 

局 部 优化 ”local optimization 在 优 
化 过 程 中 ， 只 是 在 优化 空间 的 某 一 子 
空间 而 不 是 在 全 空间 达到 最 优 条 件 和 
获得 最 优 值 。 

菊池 线 Kikuchi line AAA 
FP ATT AE PEP BR T BER LA Sh a A 
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的 线 状 花纹 。 菊 池 线 由 花样 的 漫 散 背 | 


景 中 的 结构 组 成 ， 其 起 源 同 弹性 散射 
和 非 弹性 散射 都 有 关系 。 因 其 几何 特 
征 击 菊池 ( Kikuchi) 最 初 提出 的 最 
简化 的 机 制 来 推断 而 得 各 .是 由 经 过 
非 弹性 厂 撞 能 量 损失 很 小 的 电子 在 而 
后 的 弹性 散射 中 所 产生 的 。 

ABS Hh 


在 柱 检测 ， 增 加 检测 光 程 ， 从 而 提高 
EMRE LRM RAE. Re Ee 
EC ELS Be. 

4E ii 


rejecl region 


约定 的 显著 性 水 半 为 a， 在 分 析 测 试 
中 ,通常 取 e = 0.05， 是 -一 个 小 概 
率 ， 即 原 假设 m, 正确 而 拒 第 接受 它 
的 概率 是 一 个 小 概率 事件 ， 是 不 易 发 
生 的 。 (L-a) 是 愿 假 设 名 为 真 时 
正确 接受 它 的 概率 。 和 参见 接受 域 条 ，。 

具有 固定 演化 时 间 的 XX 核 相 美 实 
验 = X-nucleus correlation with fixed e- 
volution time; XCORFE 
COLOC 实验 。 它 反 映 'H 核 与 其 他 
核 . 主要 是 ”0 核 的 化 学 位 移 之 和 间 的 
关系 ,并 且 能 将 "jo 中 分 辨 出 :J 
AD So EAD ER. 

MEZE PYDVB 苇 乙 烯 和 二 
己 燃 基 茶 诊 合 所 得 的 共 误 物 。 当 
DYB MARA ZH, DVB 的 两 个 
乙烯 功能 基 就 与 茶 乙 烯 链 相 互 交 联 ， 
聚合 后 的 共聚 物 是 具有 二 维 网 络 结 构 
芍 琉 水 性 化 学 惰性 的 球形 颗粒 。 蚌 离 
子 色 谱 中 最 常用 的 离子 交换 树脂 ， 通 


LAGE |! 
域 。 在 统计 检验 中 原 假设 成 为 真 时 | 
正确 拒绝 原 假 设 所 ORR). 若 | 


是 改良 的 | 


常 以 其 为 基质 ， 通 过 表面 改 性 ( 修 


ih) 或 接 入 不 同 功能 分 子 制备 出 各 


i 种 用 途 的 聚合 物 基质 色谱 填料 。 


MEZE- CMA BAR polysty- 
rene-divinylbenzene resin JAit3E ZR 
SoZ. RSE RA 
成 。 由 于 二 乙烯 全 的 加 入 ， 致 使 长 链 


rectangle form pool HÆ | HRCA PARRA. = 


形 扁 毛细 管 做 毛细 管 电泳 分 离 的 紫外 | 


ZOE RAZR, EER ABO 
百 分 舍 基 称 为 交 联 度 。 ARASH N 
大 小 会 直接 影响 到 基体 网 状 结构 的 紧 
密 程 度 和 孔径 大 小 ， 从 而 影响 树脂 的 
分 离 选 择 性 ， 并 且 与 交换 树脂 的 物理 
化 学 性 质 也 有 密切 的 关系 。 

REE RS FARR standard 
molecular weight of polystyrene 以 标 
er PERE £6 9 9 8 FE 
作为 标准 样品 ， 用 于 凝 胶 色谱 分 离 后 
各 组 分 分 子 量 及 其 分 布 的 标定 ， 这 种 
标准 诊 蔡 乙烯 的 分 子 量 称 为 诊 茶 乙烯 
分 子 量 标 准 。 以 版 胶 色 谱 分 离 测定 高 
分 子 的 分 子 量 及 其 分 布 时 ， 在 -- 定 范 
国内 分 子 量 的 对 数 与 色谱 保 悄 时 间 成 
线性 关系 。 利 用 这 种 性 质 ， HED 
布 的 不 同 平均 分 子 量 的 聚 汪 乙烯 作为 
分 子 量 标准 ， 在 选 定 的 凝 通 色谱 柱 上 
分 离 ， 求 得 保留 时 间 对 分 子 量 对 数 的 
标准 曲线 ， 继 而 可 对 不 同 高 分 子 样 品 
鱼 谱 组 分 的 分 子 量 及 分 布 进行 测定 。 

RRMA polyacrylamide BA 
有 丙烯 酰胺 单 体 头 尾 键 合 结构 的 豪 合 
物 ， 在 常温 下 为 坚硬 的 玻璃 态 图 体 。 
具有 和 良好 的 热 稳定 性 ， 尝 于 水 ,水 洲 
滚 旺 清澈 透明 并， 其 黏度 随 聚 合 物 分 
子 量 的 增加 明显 增加 。 除 乙酸 、 两 和 炒 


Re. ZAR. Hab Ree lot. — 
RARATAN. HARE R ALE 
SHRM. TRHARRA. 
AIRRA. ARAMA RS 
几 种 方法 。 它 可 广泛 用 于 造纸 ， 采 
P. HE, aE. AAR Se 
门 ， 是 水 处 理 的 重要 化 学 品 。 
HE focus lens 
FREEASRARET MARE. E 
子 之 间 由 于 库仑 排斥 力 积 阳极 小 孔 的 
发 散 作 用 ， 电 子 东 通过 阳极 小 扎 后 ， 
XERE. HARE LRR. 
FIARE T R RIAA 
Wo EREE HA LA TRE 
变 小 ， 使 电子 来 直径 、 强 度 和 电子 动 
能 满足 显微镜 的 要 求 。 


桶 硅 氧 烷 高 温 裂 解 去 活 high-tem- | 


perature pyrolysis deactivation with pol- 
ap Be BE ee LG BE fe 
(PSD) ，-… 种 利用 于 玻璃 毛细 管 性 去 
活 的 方法 。 用 动态 法 把 窜 硅 氧 烷 固定 
WK CHR OV-101) 涂 请 在 毛细 管 柱 中 ， 
把 柱 商 端 封口 后 在 高 达 450°C 的 温度 
下 吉 热 2 ~ 20h, fe it t R 
氧 烷 受 热 部 分 分 解 ， 一 些 分 解 产物 与 
毛细 管 柱 表面 的 硅 薛 基 反 应 以 达到 去 


yailoxane 
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洗 去 。 由 于 这 种 方法 处 理 温度 太 高 ， 
会 使 弹性 毛细 管 柱 的 聚 栈 亚 胺 外 涂 层 
MH, AW AS See 
HIB. FLED HG BH 250, 
RAM RE polymerase chain 
reaction; PCR -种 在 体外 模 扳 自然 
DNA 复制 过 程 的 核酸 技术 ， 即 无 细 
Bi TEER. E A r H 


电镀 中 增强 电 ， 


DNA 片段 为 模板 ， 由 一 对 人 工 侣 成 
HARER sr, ict DNA Æ 
合 醇 链 式 反应 快速 体 寻 扩 增 特异 
DNA 序列 。 由 于 PCR 技术 经 过 变性 ， 
复 性 和 延伸 约 30 个 循环 就 可 在 Zh 内 


| HE DNA 扩 增 数 百 万 税 ， 并 其 有 操 


作 简 单 、 快 速 、 特 异 和 灵敏 的 特点 ， 
目前 已 被 广泛 用 于 微生物 及 其 他 领域 


: 的 快速 诊断 、 检 调和 鉴定 等 技术 。 
PCR 技术 也 称 DNA 扩 增 技术 。 


RAWERBFT TRH polymer 
substrate ion exchanger FR 3 7. HE 
等 育 机 京 合 物 基 质 表 面 链 合 或 包 覆 上 
各 种 离子 交换 基 邯 后 得 到 的 离子 交换 
剂 。 此 类 腐 子 交换 剂 使 用 pH 范围 
宽 , 但 溶 胀 性 较 太 ， 不 耐 高 压 、 基 质 
表 曾 和 和 内 部 的 微 筷 会 影响 溶质 传 
递 速率 。 

RAS Ae RAR polymethyl 
methacrylate 俗称 有 机 玻璃 。 为 高 度 
透明 的 无 定型 热塑性 材料 ， 耐 热 性 
好 , 坚硬 ,可 制 成 片 状 、 ER., W 
液 . SLR. AFF. P, HH, 
TBR. RRE., BRS AOR 
Wl. MAAR ARA, BHARA. FL 
BRS. WERGEA, Tub ERR 
FAPAR SABRE. eRe 
He BDF EE AA Fg A kg A 
Al, CREME ARS RBA 
FARR ATA. CCEA Fem 
W. EFE, BA, EHHH. $ 
饰品 等 。 

但 类 分 析 cluster analysis 在 事先 
不 知道 样本 类 别 信 息 的 博 况 下 ， 依 据 
样本 数据 内 在 的 相似 性 规律 《如 特 
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E28 i] PH {CA PE R) 将 样本 进行 
REWARD. BRIERE 
REA, REDBISANAKH 
EL. DRRRAE, THRE 
A. MARAR, aS RAR A 


聚 类 法 等 。 它 不 仅 能 将 所 考察 的 样本 


合理 地 进行 分 类 ， 还 可 以 预测 样本 的 


某 些 规律 。 在 中 草药 分 类 、 追 踪 污 染 | 
1 称 。 是 记录 半 积 分 电流 或 半 微 分 电流 
| 与 电压 的 关系 戎 线 为 基础 的 方法 。 已 


E. Rais. Mir ei wee 
方面 都 有 广泛 的 应 用 。 
RARER polyamide thin-layer 
plate SRF REAR PE JA BE AL E A 
薄 层 分 离 板 。 因 其 分 子 内 存在 很 多 栈 
胺 基 ， 可 与 酚 类 、 酸 类 、 醒 类 、 硝 基 
化 合 物 等 形成 复 键 ， 从 而 产生 吸附 作 


用 。 它 的 特 跌 的 色谱 分 辩 能 力 已 被 广 | 


泛 地 应 用 于 合成 燃料 、 维 牛 索 、 抗 菌 
素 等 化 学 结构 分 析 中 。 例 如 尼龙 5， 
即 己 内 酰胺 的 聚合 物 ， 由 于 其 酰胺 链 


HRA RMA RS, M | 


BSB EY) SSE AE ATE Ly eK A, 
Er OTe A RO A ey 
性 能 。 


RZSBALR AHH polyethylene | 


powder disk technique 有 些 固体 样品 
含有 极 性 基 团 或 人 金属 离子 ， 采 用 碘 化 
锯 压 片 法制 样 可 能 会 使 谱 带 变形 或 发 
ERFAR, CRT OTR FR ZB 
压 片 法 。 因 固体 样品 和 紊 乙 烯 粉末 在 
FIR TE “PT HES HE FE PE, a 
RR ZA ARE A Kd, SOE 
BTA PRA CA PR PO, AR 
后 放 人 适量 聚 乙烯 粉末 ， 用 小 的 不 锈 


钢 扁 铲 把 研磨 好 的 样品 和 聚 乙烯 粉末 


充分 混合 。 这 样 混合 好 的 样品 不 带 静 


| 电 ， 很 容易 转移 到 模具 中 正片 。 聚 乙 


MHRA TE, FRR, HELL 
压 出 透明 的 薄片 ， 洲 成 光谱 基线 的 俩 
JAH Fie St BE OZ at ROE 到 
<20pm 以 下 ,或 采用 基线 校正 以 便 
改善 详 图 的 质量 。 

BR RIE convolution voltamme- 
try ERDE a Bo EAE 


FAY SPR AR, RR ESTHER 
安 法 、 循 环 优 安 法 、 阶 梯 波 极 谱 法 、 
方 被 极 谱 法 和 和 阳极 溶出 快 安 法 等 。 这 


| 种 方法 灵敏 度 高 ， 分 辩 率 好 ; 仪器 结 


构 简 单 ， 操 作 方 便 ; 记录 速度 快 ， 尤 
其 适用 于 快速 分 析 和 快速 电极 反应 的 
研究 ; MFM ARB, HAR 
FEE E AF A A F tE REAT AHE A 
定 ; 所 得 曲线 多 为 对 称 锋 形 ， 且 与 外 
加 电压 的 性 质 无 关 。 这 对 于 A-D 
{ 模 - 数 ) 和 D-A 【〈 数 - 模 ) 转换 是 很 
方便 的 ， 有 利于 计算 机 《或 微 处 理 
机 ) 控制 操作 过 程 和 处 理 结 果 。 该 
方法 不 仅 用 于 分 析 测 定 ， 也 用 于 电极 
过 程 的 和 研究， 测定 电 航 反应 速率 常 
数 、 络 合 物 的 稳定 常数 等 。 
卷 积 光谱 法 convolution spectrum 
method MPM AMHR. BE 
Glenn IF 3¢ eR BOE Hat. 采用 类 
{TSE BE AER AR RE 
来 的 一 种 信和 号 分 析 方 法 。 在 这 种 方法 
中 ,将 物质 对 光 吸 收 特 性 的 变化 ， 以 
数学 分 量 的 形式 分 离 提 取出 米 ， 并 记 
录 各 数学 分 量 随 平均 波长 变化 的 轨 
迹 ， 构 成 一 种 由 成 百 上 千 条 初 合 曲 线 
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组 合 起 来 的 新 的 独立 的 光谱 体系 一 | 法 , 绝 大 多 数 情况 下 都 采用 相对 法 。 
袖 合 光谱 群 。 衬 合 曲线 上 的 每 -个 | 参见 活化 方程 式 条 和 相对 法 活化 分 
值 ， 都 与 一 自 波 长 区 间 内 物质 的 吸光 | 


特性 相对 应 。 禄 合 变换 对 应 原始 吸收 
光谱 进行 以 正 交 多 项 式 为 基础 的 正 交 


变换 和 正 交 分 解 ， 得 到 该 吸收 光谱 中 
各 种 基 所 目的 比例 ， 即 得 到 攀 成 原始 
吸收 光谱 的 证 成 分 的 权 作 为 新 的 变 
量 。 主 成 分 之 问 相 互 严实 ， 且 能 显示 


出 原始 光谱 在 构成 上 的 局 部 细节 特 | 


征 ， 从 看 为 化 党 结构 相似 物质 紫外 吸 
收 光谱 的 定性 鉴别 提出 新 的 手段 ， 由 
新 变量 构成 的 袜 合 光谱 表现 出 来 的 异 
样 性 减少 了 组 分 间 的 相关 性 ， 使 定量 
分 析 可 得 到 更 为 准确 的 结果 。 目 前 已 
有 福全 光谱 仪 研制 成 功 ， 并 被 用 于 药 
物 复 杂 体 系 的 分 析 - 
绝对 法 (活化 分 析 } 

method (of activation analysis} 
通过 测量 生 域 核 的 绝对 放射 性 活 度 、 
照射 粒子 通 最 ， 栋 据 活化 方程 计算 试 
样 中 被 测 元 素 含量 的 一 种 活化 分 析 方 
te MSS eM Ae OS 
后 的 放射 性 强度 为 


A, =6. 023 x 10" fer H x 


absolute 


-D3 Tl -0.83 TL 
{l-e whe ze 0. 6831 ry 


测量 了 :时 刻 的 放射 性 活 度 4.。 根 
据 粒子 通 量 六 核反应 截面 ， 半 庆 
期 ,等 核 常数 和 被 测 寺 元 素 的 原子 
量 村 ,可 以 直接 计算 出 被 测 元 素 的 含 
BW, MAR LUE, Lata 
绝对 分 析 方法 ， 但 由 于 4 绝对 测量 
比较 麻烦 , /和 o 不 易 淮 确 测定 ， 在 
实际 的 活化 分 析 工作 中 很 少 采 用 绝对 


直接 | 


i 


折 条 。 

#43} #2 absolute configuration 
PEARS SRA Tew IR THE 
SAA HEAR, BS et ages i] 


| 关系 、 当 晶体 或 分 子 按 规 定 所 表达 的 


立体 结构 ， 与 该 品 体 或 分 子 实 实 的 立 


， PREAM- - 致 时 ， 这 种 立体 结构 的 构 型 


即 为 绝对 构 型 为 了 规定 立体 结构 的 
方向 性 ， 旱 期 以 甘油 醛 为 标准 ， 用 D 


| 和 工分 别 表 示 两 种 不 同 的 手 性 结构 。 


目前 主要 采用 国际 纯粹 化 学 和 讼 用 化 
学 联合 会 推荐 和 的、 根据 次 序 规则 表示 
MexR RAL S 体系 。 

绝对 检测 器 absolute detector 能 
ERE RBI) SS. A 
如 体积 色谱 法 中 的 检测 装置 ， 通 过 有 
刻度 量 气管 测 出 的 每 个 组 分 的 体积 即 
可 直接 决定 组 分 的 百 分 含量 。 
HAE absokite deviation 简称 
We. 是 单 次 测量 值 与 测量 平均 值 之 
差 。 纺 对 偏差 与 偏差 绝对 值 是 两 个 不 
同 的 概念 ， 偏 差 具 有 相互 抵偿 的 特 
性 ， 当 进行 足够 争 次 测定 时 ， 由 于 单 
次 测量 值 出 现 的 随机 述 ， 比 平均 值 伪 


1 大 或 偏 小 的 测量 值 出 现 的 概率 相等 ， 


MES EAH, RFA, 偏差 
绝对 值 是 指 偏差 的 绝对 人 ， 不 计 它 的 
正 、 仙 号 ， 多 次 测量 的 偏差 化 对 值 不 
AF, MAA MAHE 

HRE absolute eror 简称 误 
=. PRRARSAASE., 表征 测定 
RH HEGRE. SF Ao BR 
说 ， 通 常 以 国际 上 公认 的 约定 真 值 
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(如 标准 原子 量 值 ) 和 相对 真 值 (如 | 


国家 标准 物质 证 节 上 给 出 的 保证 值 ) 


善 省 证 的 性 质 和 这 淀 分 离 的 效率 ， 而 
是 是 研究 沉 注 和 和 共 沉 淀 过 程 有 效 的 工 . 


当 作 真 值 合 用， 以 衡量 其 一 分 析 方 法 
AT SS RAEE. TRE ap aT 
误差 和 相对 误差 
绝对 误 关 = 测定 值 -点 值 
up _ 测定 值 - AA 
Asha = Ti 


SHARIR adiabatic fast passage 


用 连续 该 方式 进行 NMR 实验 时 , 若 


扫 场 或 扫 频 通过 各 共振 核 时 满足 所 谓 
绝热 快 通过 条 件 ， 

Firef BE! +B, | 
它 意 味 着 扫描 速度 远 秋 大 于 弛 驳 违 
度 ， 射 频 场 B 1 到 某 核 共 据点 时 ， 
H BILE M 离开 平衡 位 置 
Mo. B, 很 快 扫 过 共振 点 。 但 MER 
RH, BBE yB 继续 进 
By, HA M 的 横向 磁化 强度 完全 失 
相 为 止 。 进 动 保 持 的 时 间 是 也 数量 
级 ， 因 此 可 接收 到 一 个 套 城 的 射频 振 
Bins, PARK. DAMA ARIA 
快 通过 ， 观 测 尾 波 的 形状 经 常 是 调试 
谱 仪 磁场 均匀 应 的 重要 参考 ， 磁 场 拘 
匀 度 高 时 尾 波 蜗 度 大 ， 训 减 慢 ， 尾 
长 ; 磁场 均匀 度 差 时 尾 波 幅度 小 ， 误 
减 快 ， 尾 短 。 

均 相 沉淀 法 precipitation from 
homogeneous solution SRK AVS 
法 。 FERS AP, ERO ath 
学 反应 ， 有 控制 地 、 缓 慢 地 产生 为 沉 
演 作 用 所 需 的 离子 、 使 在 整个 溶液 中 
缓慢 地 析出 颗粒 较 大 的 品 形 沉 淀 或 密 
实 的 无 定形 沉 注 的 过 程 。 它 不 仅 能 改 


| 只。 可 通过 如 下 手段 实现 均 相 沉 演 


法 :(1) 控制 溶 被 pH; (2) WR 
其 他 化 合 物 水 解 产生 沉淀 离子 (3) 


| 络 台 物 解 离 释 放 待 沉淀 离子 ; 


{4) Aih IRE uF E A a LE S 
T: (5) 合成 - 歼 合 物 沉淀 法 ， 例 如 
BY TE IH Re BS B- 禁 酮 反应 合成 a 
亚 硝 基 -B- 茜 酚 均 相 沉淀 钴 离子 ; (6) 
异 酶 化 学 反应 。 

均 相 成 核 作用 homogeneous nucle- 


| mion 沉淀 的 形成 大 殖 可 分 为 旧 核 的 
形成 和 晶 核 的 成 长 两 个 阶段 。 品 核 的 


形成 有 两 种 情况 : 均 相 成 核 作 用 和 和 红 
ALAR BEE A. ELBE AS E 
PTE Ae RPA SS 
作用 ， 自 发 地 形成 晶 核 的 过 程 ; 而 异 
相 成 核 作 用 是 指 因 溶液 中 混 有 固体 微 
BORD. 试剂 中 的 不 溶性 颗粒 
T). 或 因 玻 璃 容器 壁 的 玻璃 核 等 诱 
AMRIE RHE . 

48 2 ER homogeneous extraction 
— ARR A E EAA PLR 
在 室温 下 与 水 不 相 混 洲 ， 但 在 较 高 询 
BRAS, PERO TR 


| 取 。 例 如， 将 合 有 Fel M) Ag 7k 


和 TTA (BE R= RAR) 的 丙 
ARRERA., Æ 80 人 下 形成 均 
AAPA, BORE F Fe( Il) 很 快 地 与 
TTA 形成 络 合 物 , REHAR GA 
离 可 得 两 个 单独 液 层 ，Fe( M )-TTA 
绪 合 物 共和 人 有 机 相 中 而 实现 分 离 。 
均 相 化 学 反应 homogeneous chem- 
电 被 反应 的 反应 物 或 产 


ical reaction 
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WEHR AA E (A Be ABD me ER 
相 ) 发 生化 学 反应 。 
均 相 央 粮 化 学 发 光 homogeneous 


phase flame chemiluminescence 利用 


应 主要 来 白 于 火焰 中 产生 的 分 子 或 原 
THR Sa By rz hy, 
PAO EE A RR a Jone tae 
ZS- ERA RE BA a. 
Bete ah) ee N, 

SHSM homogeneous design 
of experiment 用 规格 化 的 均匀 设计 
表 安排 试验 。 均 匀 试 验 设计 表 是 我 国 


数学 家 方 开 泰 应 用 数论 方法 构造 出 来 | 
的 。 均 名 试验 设计 最 突出 的 优点 是 实 
验 点 均衡 地 分 布 在 整个 试验 区 内 ， 试 


验 工 作 量 比 正 父 试 验 设计 少 的 密 。 可 
用 孙 归 分 析 法 处 理 均匀 设计 的 试验 数 
据 ， 它 是 种 商 效 试 验 优化 方法 ， 在 
分 析 试 验 设 计 中 有 广泛 的 应 用 。 

均匀 性 破坏 脉冲 homogeneity spoil 
在 探测 脉冲 到 来 之 前 被 测 体 


pulse 


系 的 横向 磁化 必须 为 堆 ， 横 向 弛 琼 时 
BI T, RA BAGG IR BT EK 


复 ， 为 了 节省 实验 时 间 ， 一 -个 有 效 的 
实验 方法 是 在 采集 FID 信号 之 后 施加 
— Pkt, TERE B, A SIE HE 
DRT ASS BIBER, BRA YERE SE bk 
冲 。 它 使 残余 的 横向 磁化 强度 瞬间 失 
AM AS, APR RSS, TE 


SISTERS TR BA 100ms 的 


+4 5)3 3% = homogeneous broadening 
ESR 谱 线 可 以 分 为 均匀 增 赛 和 和 非 均匀 


EAN, E 


增 宽 两 类 。 在 均匀 增 宽 的 情况 下 ， 所 
有 自 旋 都 具有 同样 的 环境 。 或 者 说 ， 


| 均匀 增 宽 是 指 在 省 个 自 旋 处 ,稳定 磁 
| my (ARRE) 与 时 间 平 均 磁 场 
POPEATER. EKAR E N 
化 学 发 光 : 火焰 中 产生 的 化 学 发 光 芭 


之 间 可 以 认为 是 相等 的 ,但 与 瞬时 磁 
场 却 有 所 不 同 。 这 表明 每 个 自 旋 的 线 
BRAG (RRS A RH 
BURL) HA, 它们 合成 的 波 
包 线 型 是 党 伦 就 型。 


titration method 1935 年 Karl Fischer 
在 研究 30, 中 水 分 测定 时 发 明 的 、 属 
非 水 渍 定 中 的 -种 氧化 和 还原 滴 定 法 。 
滴定 中 使 用 的 卡尔 - BHRAN A R., 
二 氧化 硫 .吡啶 和 起 醇 配 制 而 成 ,滴定 
终点 可 用 肉眼 (由 检 黄 色 变 为 政 珀 
色 . 不 杰 明 显 ) 或 电化 学 方法 ! 死 停 点 
RAG. GRANADA RE 
确 测 定 物质 中 或 反应 产生 或 消耗 的 水 
FAFE. EAER: L + SO, + 
H,O + CH OH + 3Py—2PyH* I” + Py- 
HOSO,OCH,, xt +H Py 代表 C, HAN 
CHERE) 。 

FRB MR SHIRE Kalman 
filter spectrophatometry ”采用 卡尔 最 
淡 波 技术 处 理 分 光 光 度 测量 数据 的 一 
种 方法 。 卡 尔 曼 滤波 是 一 种 递 推 形式 
的 计算 方法 ， 它 对 复杂 体系 的 吸光 度 
数据 进行 递 推 计算 ， 逐步 修正 计算 结 
果 ， 当 计算 的 浓度 结果 趋 于 收 人 第 时 ， 
停 正 计算 。 由 于 安 是 一 种 递 推 式 的 计 
算 方 法 ， 并 不 要 求 间 时 采用 全 波谱 或 
全 时 城 的 测量 数据 ， 因 此 特别 适用 于 
SERA OT MEER or, TARR BE 
方法 要 求 预知 各 个 干扰 组 分 的 纯 波 
谱 ， 上 各 组 分 向 的 极光 麻 应 基本 符合 
WATE. BIR BRR ED TE 
SPARE, BRU ES 


滤波 (adaptive Kalman filter}, 广泛 | 


MAF Se RHR RE 
法 分 析 , 
FOS open split 开口 管 柱 


(OTC) 与 质谱 的 一 种 接口 技术 。 与 


| 质谱 仪 相连 接 的 毛细 管 的 直径 限定 了 
“RAR + PORE Kal Fischer | 


进入 离子 源 的 气体 流速 。 进 入 质谱 仪 
AT RAD BUR OF GC 柱 载 气 的 流速 
及 冲洗 气 的 流速 。 增 加 冲洗 气 的 流速 
可 上 歇 扫 除去 大 部 分 或 其 他 不 希望 进入 
PMLA et. FRO Bee OTC 出 
口 处 在 大 气压 下 、 也 便于 更 换 GC 柱 
而 拇 需 将 质谱 秘 真空 放空 至 大 气压 。 
FOH open tubular column X 


. REMEE. SLEME, RE 


HE. ESAERA AHN H iye, 


i FORMER ARAM ERR UH 


PAE ,— 25 AE eR 
BEA A 0.1 ~ 0. Smm 的 毛细 管 柱 
AS PRES LAME 
REE), FR -KELSAEDH 
沉积 在 毛细 管 柱 的 内 壁 , 称 为 多 筷 展 
开口 管 柱 { 参 见 委 和 孔 屋 开口 管 柱 条 }。 

FRB open circuit potential 无 
负荷 状态 下 的 端 电压 ,是 正极 和 负极 
电位 的 代数 和 。 

MAEM Jeldahl as method 
全 毛 分 析 中 应 用 最 普遍 的 一 种 方法 。 
É 1883 年 Rieldahl 提出 本 法 后 , 己 有 
了 许多 改进 ,用 于 有 机 氮 和 边 态 氮 的 
SEW MAAR ERR 
LARS. Hib SHR AL 
剂 一 同 加 热 消 化 ,使 蛋白 质 分 解 ,其 中 
Al Se A ER A Ke, 


! WRF aS 4g OL LE A Bs a 


BAS ERMA. a I 


AAH, AR ACS H P HE chs A zE mi 
MARE AR A ER A FE EBT if 
算出 总 氨 的 含量 。 一 般 重 白质 含 氨 量 
HIA 16% , 即 1 PARHAAT S. 35( 亦 


PROM ABO 份 重 口 质 FRR . 
AURA AAR A, WERK d 


BY GBA 6. 25 fh 5. 46; 


FHM 5.95; AT ALA 5. Tbe | 


75.70; BEE A 5.83, Æ FLM H a 
6.38, 由 此 可 换算 出 蛋白 质 的 含量 
由 于 此 方法 测 得 总 氮 的 舍 量 中 包括 游 
讽 氨 基 酸 .酰胺 .生物 碱 等 非 蛋白 损 ， 
用 此 法 测定 的 重 肯 也 称 " 粗 表白 "-。 凯 
氏 法 分 为 常量 法 . 半 微 是 法 和 定 氨 
仪 法 等 。 

Tit 
HEARE MAS, AA iB BEC spectroscope ) 
或 看 谱 计 作为 分 光 系 统 。 看 谱 法 不 需 
复 东 的 检测 系统 , 仅 器 结构 简单 ,检测 
速度 较 快 ,检测 的 光 流 量 与 时 间 无 关 。 
但 由 于 眼镜 观察 的 光谱 区 窗 , 测 定 元 
素 少 ,能 估计 的 含 基 范 围 窜 , 分 析 准 确 
诬 较 差 ,又 木 能 将 谱 线 水 久保 存 , 因 此 
应 用 受到 限制 ， 仅 在 坊 前 分 析 和 金属 
分 类 分 析 中 有 所 应 用 。 

HBR spectroscope MABRE 
置 的 看 谱 仪 器 称 为 看 谱 镜 , 装 有 光度 
PRT HEIN AS BROS, ER 


spectrometry Fy RE LH | 


能 比较 谱 线 的 强度 ,只 能 用 于 定性 分 ; 


析 ;看 谱 计 能 够 比较 谱 线 的 强 庆 ,可 以 
进行 半 定 其 和 和 定量 分 析 。 看 谱 镜 或 看 
谱 计 常 以 玻璃 棱镜 或 光栅 为 色散 元 
件 ,并 按 自 准 式 光 学 系统 的 方式 组 装 ， 
以 便 将 可 见 光谱 区 的 不 同 波 息 引入 禄 
场 。 它 们 与 摄 谱 仪 或 光电 直 读 光谱 仅 
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HAZ, EERE RR LES 
目镜 或 光度 计 ， 看 谱 镜 的 显 微 系统 是 
为 了 观察 光谱 而 设置 的 。 看 谱 镇 也 可 
附加 一 个 用 调 斥 变压器 调节 的 连续 光 
i EAE oe ee A TERR EE 
EREE. 根据 分 析 线 在 连续 光谱 
中 刚 消 和 失 时 的 灯 电 压 , 可 以 确定 其 相 
对 强度 ,进行 半 定 量 或 定量 分 析 。 

HL RE BER «diamagnetic shielding 
核 外 电子 车 处 PERT RA AAT E R 
轨道 角 动 量 和 自 旋 角 动量 都 为 零 ,此 
时 原子 处 十 'S 态 , 当 它 处 于 外 磁场 B, 
中 ,所 有 电子 都 绕 外 磁场 方向 作 进 动 ， 
并 诱导 出 .个 次 组 磁场 8' 

县 ”= - cB, 
了 = Ane", ptd (Lamb 公式 ) 


Apo ARER Bo TAE 
Sip) AAT Ac AOL. HH 
TRH FR Soh ee e t 
皮 , 起 着 前 弱 外 位 场 的 作用 ,因此 称 为 
TERR, TERRA RPI Tao 
核 外 的 这 种 电子 云 密 度 意 大 , 抗 磁 贡 
献 也 就 意 大 , 即 对 核 的 屏蔽 效应 个 大 ， 
使 核 的 NMR 移 向 高 场 或 低频 方向 。 
多 数 有 机 化 侣 物 及 基态 化 台 物 在 B 
FA Et PL 

抗 磁性 diamagnetiom 介质 在 外 磁 
场 中 ,磁化 方向 与 外 磁场 方向 相反 , 介 
质 中 的 磁感应 强度 比 真空 中 的 磁场 强 
BED WPS RAAT RE. tt 
磁性 是 弱 磁 性 的 一 种 ,一 般 磁 化 很 弱 ， 
除去 磁场 后 消失 - RAMS BAS 
结构 的 分 子 , 因 所 有 电子 党 层 都 充满 ， 
电子 皆 配 对 ,电子 轨道 磁 矩 与 自 旋 磁 
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RAS HS AE AR | 
| AR RE A EE 


磁性 。 当 受到 外 磁场 作用 下 ,分 子 内 
部 电子 云 被 极 化 产生 感应 电流 ,所 形 
ARR RE RE 与 外 磁场 相反 ,从 而 该 分 子 
呈现 抗 磁性 ,这 种 物质 因此 称 为 抗 磁 
性 物质 。 绝 大 多 数 有 机 化 合 物 , 许 过 


基态 化 合 物 属 1 抗 磁 性 物质 。 抗 往 性 | 


物质 的 磁化 率 * 为 负 值 , 抗 磁 性 磁化 率 
几乎 与 温度 无 关 ， 
抗 柄 染色 法 acid-fast stain 一 种 


常用 于 结核 分 枝 杜 落 及 麻风 杆菌 及 其 ， 


他 抗 酸性 细菌 的 染色 方法 。 此 法 是 用 
5 品 厂 内 酸 复 红 加 涪 染 色 , 再 用 美 蓝 复 
染 。 抗 酸性 细 贡 不 被 盐酸 酒精 脱色 而 
保持 红色 为 阴性 ; 非 抗 酸性 细菌 复 染 
成 蓝 色 。 

抗体 antibody 指 对 原 刺 激发 生 
反应 所 产生 的 鼻 岂 质 , 与 相对 应 的 抗 
原 有 特异 性 反应 ,它们 由 浆 细 胞 (从 B 
MSM) 合成 。 抗 体 与 抗原 只 
在 其 分 子 表面 特定 部 位 发 生 结 合 。 抗 
体 可 产生 体液 免疫 和 细胞 免疫 。 抗 体 
是 免疫 球 和 蛋白 ,有 5 种 主要 的 结构 类 
型 ,多 数 抗 体 由 两 个 相向 的 重 链 和 两 
个 相同 的 轻 链 通 过 二 硫 键 相 连 组 成 。 

M-RE antibody half-life 抗 
体 分 子 因 代谢 而 减少 到 原 量 的 一 半 所 
需要 的 时 间 , 即 测定 一 定 剂量 的 抗体 
从 动物 体内 排除 -- 半 所 需 的 时 间 。 

抗体 最 收 试验 ”antibody absorption 
tet 一 种 血清 学 试验 。 在 甲 血 清 被 
乙 血 清 吸 收 前 后 ,测定 其 对 甲 抗原 的 
抗体 滴 度 。 由 此 测 出 交 丸 反应 抗体 和 
变 叉 反应 抗原 ， 

抗 血 清 antiserum 多数 是 先 络 动 


物 注射 抗原 ,在 充分 产生 抗体 后 再 进 


后 再 进行 适当 处 理 ,然后 保存 备用 ,可 
用 于 实验 或 治疗 (血清 疗法 }。 为 了 
明确 抗原 的 种 类 和 动物 的 种 类 ,可 把 


| 年 血清 作为 抗原 对 家 兔 进行 免疫 所 得 


到 的 抗体 血清 ,命名 为 “ 抗 牛 血清 家 
免 抗 体 血 清 ”. 

HiME «antioxidants RER} Lae 
延缓 食品 成 分 氧化 变质 的 食品 添加 
Pa ERRETA AMR ERKA TE 
P, HERA T EAA Te 
(BHA), ZT #2 (BHT), 
MT] EEE (TBHQ), RAF 


， 酸 丙 酯 (PC) 等， 水 溶性 的 有 异 搞 
坏 血 酸 及 其 盐 类 。 按 来 源 可 分 为 天 然 


的 和 人 工 合成 的 两 类 ， 天 然 的 有 DL- 
oH. FEMS, ALARMAT 
EP SRS 

抗原 结合 片段 ”fragment antigen 
binding; Fab 免疫 球 蛋 白 的 水 解 片 
段 。 应 用 木瓜 蛋白 酶 {papain) 水 解 
IgG ,可 将 其 重 链 与 链 间 二 硫 键 近 手 基 
端 钼 切断 ,得 到 三 个 片 跨 ,包括 两 个 相 
同 的 Fab BE, 和 一 个 Fe Et, Bl aT A 
片段 (erystallizable fragment), $$ — 
Fab 段 含有 一 条 完整 的 轻 链 和 部 分 的 
重 链 (Fd BE) ,Fab 段 是 具有 抗体 活性 
的 部 分 ,其 结合 抗原 的 部 位 在 该 段 VL 
及 VH 功能 区 的 高 变 区 。Fe 段 容 易 
结晶 ,由 两 条 重 链 C 端的 一 半 级 成 ， 
包含 CH, .CH:。 它 不 能 与 抗原 结合 ， 


; 但 具有 各 类 le HARARE le 的 


其 他 生物 学 活性 ,15 所 会 的 糖 类 亦 在 
Fe BR. 
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PAAR antigenic determinant; 
AD PETHAT RA RES 
SPPRPEND Le SRB, DLR eS EAE 
HS ~8 So SEAR AE BE aE 
核 苷 酸 残 其 组成。 一 个 抗原 通常 具有 
多 种 不 同 的 抗原 决定 艇 。 仔 于 抗原 分 
子 表 面 易 被 相应 的 淋巴 细胞 识别 、 启 
动 免疫 应 答 , 同 时 能 与 相应 抗体 或 致 
钻 T 细 上 胞 特异 性 结合 发 生 免 疫 反 应 的 
HURAE A , 称 为 巧 能 性 (抗原 } 泪 定 
簇 。 位 于 抗原 分 子 内 部 ,不 能 被 淋巴 
PRAT Sill ,大 法 触发 免疫 应 答 的 抗原 
决定 得 , 称 为 隐蔽 性 { 抗原 ) se 
车 经 理化 因 束 处 理 残 经 抗原 旦 递 细胞 


加 工 后 ,这 种 隐蔽 性 抗原 分 子 内 部 的 


决定 艇 有 可 能 充分 暴露 ,而 成 为 功能 
性 (抗原 ) 决 定 角 发 挥 免疫 作用 。 

抗原 抗体 反应 
Teaction 
结合 形成 可 逆 和 性 的 抗原 抗体 复合 物 的 
TH. PUR RRR PA 
抗体 的 比率 。 抗 原 抗体 反应 在 一 定 条 
忻 下 可 出 琉 沉 淀 反 应 .凝集 反应 .补体 
结合 反应 、 中 和 反应 或 嗜 本 细胞 效应 
等 ,这 对 于 研究 免疫 物质 特性 和 应 用 
于 临床 的 诊断 粘 为 重要 。 抗 原 抗体 反 
应 的 基础 是 抗体 的 结合 部 位 与 抗原 决 
FE EN A BZ, 

ERAR Comu prism 在 紫外 
R ET EPS LY .楼 
镜 分 光 光 度 计 常常 要 用 到 石英 晶体 色 

“ 散 楼 镜 。 因 为 石英 晶体 不 但 是 光学 各 
向 异性 的 晶体 ,而 且 还 具有 旋光 性 ,所 
以 制作 石英 晶体 棱镜 时 不 但 要 使 昂 体 
光 轴 平行 于 棱镜 谨 边 切割 研磨 , 而且 


要 分 别 用 左旋 和 右 旋 两 种 石英 晶体 分 
别 制 作 一 个 半 楼 和 镜 , 然 后 再 将 这 两 个 
半 楼 镜 的 长 直角 面 用 光学 接触 ( 光 
胶 } 方 法 尽 合 成 一 个 完整 的 色散 赦 
镜 . 这 种 棱镜 称 为 柯 尔 纽 楼 镜 。 光 东 
通过 柯 尔 钮 以 镜 色 散 时 ,光束 经 过 左 、 
喜 旋 石英 晶体 时 不 同 旋 向 的 旋光 性 影 
响 正好 互相 抵消 ,最 后 获得 不 会 分 剖 
的 单一 谱 线 。 

SHE SHE particular sampling 
ath BE PS A OR 
H. Aish RRR PORE RW 
涉及 固态 颗粒 物 采样 ,同时 也 涉及 到 
诸如 硫酸 园 等 液态 颗粒 物 的 采样 。 为 
THAR EME, ES 
速 采样 原则 , 即 保持 含 颗粒 物 气流 进 
入 来 样 嘴 的 速度 同 排 放 管 道内 该 点 气 


antigen antibody ; 流速 度 相 等 。 流 动 源 颗粒 物 采 样 包括 


抗原 与 对 应 抗体 的 特异 性 ， 


K FETE SAE OA LE a BY 
粒 物 , 另 一 类 是 测量 柴油 机 排 气 烟 度 
采集 炭 烟 烟 自 。 前 者 的 采样 与 辕 定 源 
FEHR RUHR; RARS 


| REA) A — IRE BM SL 


排 气管 中 抽出 一 定 容量 的 排 气 ,使 之 
道 过 一 张 滤纸 , 认 气 中 的 烟 炭 存留 在 
滤纸 上 ,将 滤纸 染 黑 ,用 检测 装置 测定 
滤纸 的 染 黑 度 , 即 代表 柴油 机 的 排 气 
HE. WEEE- ERRESA 
CREAR, MARAE 
TARE A .中 流量 和 小 
流量 采样 器 法 等 。 

颗粒 物 的 粒 径 分 布 测定 panice 
size distribution determination ”颗粒 物 
粒度 分 布 是 表征 颗粒 物 粒 径 大 小 分 布 
的 参数 。 一 般 大 气 各 尘 的 粒度 小 于 


430 ke 可 


10pm ,降尘 的 粒度 大 于 IJ0um。 不 同 
粒度 颗粒 物 的 物理 性 质 { 如 光学 的 、 
电磁 学 的 等 ) 和 化 学 成 分 有 很 大 的 不 
同 , 因 此 ,颗粒 物 的 特性 随 其 粒 麻 的 不 
同 而 不 同 ,需要 对 颖 粒 物 的 粒 庶 分 布 
进行 测定 。 概 据 大 气 林 粒 物 粒度 的 分 
布 可 和 判别 其 污染 的 来 源 和 对 人 体 健康 
的 危害 。 采集 大 气 中 不 同 粒 度 的 颗粒 


牺 , 可 用 大 气 颗粒 物 分 级 采样 器 。 现 | 
| BR. Ait 一 般 采 用 在 第 一 次 口 


在 使 用 较 综 的 有 安 德 还 ( Anderson ) 分 
级 采样 器 (分 9 种 粒度 收集 ) 和 大 容 
量 分 级 采 梓 器 ! 分 5 种 粒度 收集 ) - 

By of ts ARAT demountable 
hollow cathode lamp 一 种 可 以 拆 部 和 
BRS DARN CARA. A 
是 一 灯 多 用 ,只 用 于 某 些 研究 工作 。 


验 , 使 用 不 便 , 在 商品 仪器 中 没有 得 到 | 


推广 。 

WT X Hi demountable X- 
ray tube EF EAT LAPEH RARE SEH 
气 保证 管内 高 真空 度 的 X RE, 
这 种 多 射 线 管 的 忧 点 是 : 找 坏 的 灯丝 


STARR PARR ROMS, i 


可 以 根据 需要 更 换 靶 材 ,允许 使 用 极 
薄 或 艇 开 的 窗 万 ,适用 于 轻 元 素 的 分 
析 等 。 缺 点 是 :需要 连续 抽 气 保持 高 
真空 ,输出 的 X 射 级 强度 不 易 稳 定 
等 。 以 符 测 祥 品 作为 琅 材 , 即 构成 经 
RARE X 射线 荧光 光谱 似 。 
TERE extractable acids 从 某 
些 制剂 中 可 荃 歌 的 总 有 机 机。 在 某 些 
场合 , 需 把 盐 . 胺 . 柄 等 转化 为 母体 酸 
Jaws. Ain, RA 2.4, 5-H 
ZARRA H, ASRS ie EN 


BAIE, Ch ZR CLE Le YL 
Bw. RACE. RPE. 
牛 ， 以 酚 本 作为 指示 剂 ， 用 氢气 化 他 
滴定 。 

可 的 松口 中 葡萄 糖 耐量 实验 cor- 
tisone-oral plucasetolerance test 在 应 


激 的 同时 给 巴 糖 负荷 ,通过 加 强 机 体 


| 对 胰岛 素 分 让 的 要 求 来 提高 耐 精 试 验 


的 敏感 性 ， 以 观察 机 体 有 疱 潜在 的 耐 


服 葡萄 糖 耐 量 试验 (OCTT) 后 ， 给 
病人 口服 59mg 醋酸 可 的 松 ，6b 后 再 
服 一 次 ， 两 小 时 后 进行 第 二 次 0G- 
TIT， 然后 分 析 耐 糖 曲线 。 
TERRE 在 


negligible residue 


毒物 学 上 认为 不 致 引 起 危害 的 ， 可 忽 
因 操 作 复 杂 , HERRERA | 


略 不 计 的 农药 残留 重 。 

AY ALES visible light detector 
又 称 分 光 光 度 检测 器 。 是 基于 深 质 分 
子 吸 收 可 见 光 的 大 埋设 计 的 检测 器 。 
能 够 直接 采用 可 见 光 检 调 的 溶质 不 是 


: 很多 ， 而 且 多 数 灵 租 度 也 不 高 ， 但 采 


用 具有 高 摩尔 吸光 系数 的 有 本 试剂 
《 配 位 体 和 蓝 合 剂 ) 作为 术 生 化 试剂 
进行 柱 前 或 柱 后 衍生 操作 的 往生 化 兴 
度 检测 法 是 相当 用 的 ,特别 是 在 金 
属 离子 配合 物 滚 相 色谱 中 的 应 用 是 相 
当成 功 的 。 

AZAT exchangeable ion 高 
子 变换 剂 在 与 流动 相 接触 时 ， 能 从 离 
FAC DOSE Ee, 57 
围 的 带 同 种 电荷 的 其 他 离子 相互 交换 
的 离子 。 人 们 通过 控制 离子 交换 剂 上 
HA]. QATAR, M 
Be AB FH ROARS AE BE, Ea 


子 达 到 最 佳 分 高 。 

Ht reliability 计量 器 只 在 
规定 杂 件 下 和 规定 时 间 内 ， 完 成 规 
定 功 能 的 能 力 。 是 达到 量 什 准确 可 
车 的 重要 保证 ， 对 于 化 学 调 定 而 
A. PREM ALR ERE IE OR 
得 可 靠 测定 结果 的 必要 和 条件 之 一 ， 
测 基 结果 可 常 性 的 天 小 还 受到 测量 


方法 测 扰 条 件 和 出 量 过 程 中 许多 | 
| SLATS: (3) 无 论 充电 或 放电 ， 
| 都 应 在 无 限 接近 平衡 状态 下 进行 。 因 


因素 的 影响 ， 还 必须 正确 地 选择 测 
量 方 法 ,优化 测 基 条 件 ， 严 格 地 控 
制 各 种 因素 的 影响 .才能 获得 可 靠 
的 测量 嫩 朵 。 

AMA reliability index fA 
体 结 掏 测 定 中 ， 衡量 测 得 的 晶体 结构 
模型 与 实际 结构 吻合 程度 的 一 个 重要 


tin. XK -RHAT, RAF R| 


因 于 的 是 久 为 


或 R= Del Fi i 


AP, FT 和 1 FL 分 别 是 实测 结 
ARRAS, o 是 权重 。 
在 晶体 结构 的 最 小 二 乘 修 正 程 序 的 输 
HRIH RSS H RAF BS, 
SRM RRA, TERETERE 
时 , 中 因子 应 该 为 零 。 在 实际 工作 
+, AR<O1 时 ， 一 般 认 为 结构 模 
型 是 正确 的 : “4R<0.05 时 ， 认 为 模 
型 与 实际 晶体 结构 响 合 得 很 好 。 

SHAH controlled factor 又 称 
Hp Ht, 是 其 水 半 可 以 人 为 地 加 蒋 
调控 的 、 直 接 影 响 试验 指标 而 欲 考察 
的 因素 。 通 过 实验 ， 可 确定 其 最 性 水 


| 平 。 在 分 析 测 试 中 ， 影 响 分 析 结 果 的 


RE. 试剂 梁 度 、 温 度 等 都 是 可 控 因 
素 ， 它 们 的 水 平 在 实验 中 都 可 以 根据 
需要 机 以 改变 -。 

可 族 电 池 reversible cel 几 能 点 
热力 学 可 遂 过 程 进行 放电 和 和 充电 的 电 


， 独 统 称 为 可 道 电 池 。 可 逆 电 池 必 须 满 


足 的 条 忻 是 : (1) 电池 反应 必须 是 
可 道 的 ; {2) 电 凶 能 量 的 变化 也 必 


此 可 逆 电 池 能 严格 地 用 热力 学 进行 处 
理 ， 故 是 研究 实际 电池 的 重要 参考。 
另外 ,测定 可 首 电 池 的 电动 势 对 计算 
浒 液 中 的 离 了 于 活 度 ， 离 子 的 平均 活 度 
AR, BRIA Bae HG 
有 重要 的 实际 意义 。 

SAR HE reversible polarogra- 
phy ARP RR, BAR Re Ge, 
极 谱 电流 人 充 受 扩散 速率 控制 的 
Ris. 

可 调谐 激光 光源 tunable laser 
CARR CEF) RRR 
Rik CRIA) 气体 作为 激 
活 介质 ， 这 时 一 般 不 再 出 锐 线 光 谱 ， 
而 是 比较 宽 的 、 真 正 连续 或 蕉 连续 的 
吸收 和 发 射 区 ， 这 样 的 一 种 激光 光源 
被 称 为 可 调谐 激光 光源 。 因 此 ， 增 益 
线 型 覆盖 一 个 比较 大 的 波长 范围 ， 在 
这 个 范围 的 界限 内 ， 原 则 上 能 发 生 激 
HEH. ARK. RB 
射 光 棚 、 干 涉 仪 等 能 使 这 个 范围 变 


Source 


| FE PERE a EY L 


TN FET IE ROE 
析 法 是 十 分 重要 的 。 
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可 调谐 激光 器 adjusting frequency 
laser ”其 输出 波长 可 以 在 某 个 较 宽 的 
波长 范围 内 连续 可 调 的 激光 光源 。 利 
用 过 渡 人 金属 离子 振动 带 的 可 调谐 的 固 
MOG. MERAM A 
之 一 ， 例如 在 Cr': BeAl,O, BOER 
中 ,Ce 基 电 子 态 * MAD AS 
HAERA., 7G AR 701 ~ 858nm 宽 
范围 的 离子 振动 带 ， 可 以 在 脉冲 或 连 
续 波 的 方式 下 运转 。 染 料 激光 器 也 是 
使 用 较 广 的 -- 种 可 调谐 激光 器 、 便 输 
出 功率 较 小 ， 苇 染料 分 子 会 因 产 生 光 
解 而 消耗 。 

可 转移 元 素 的 测定 
of migration of certain elements 利用 
适当 的 工具 制备 测试 样品 ， 使 测试 样 
mA ACD RY AAI SRI, TE 
定 的 温度 、 振 播 速 度 、pH WFA HF 
TARIR AT RE ET ER 
Tt Rae Be At 
萃取 溶液 ， 用 原子 吸收 光谱 法 、ICP- 
AES 光谱 法 等 测定 玩具 中 可 转移 元 未 
. BL 1, i. BH. OR. HS 
8 HORM AH. 

客体 guest ”通过 分 子 间 相互 作 
Ai, 一 分 子 将 另 - -分 子 包 结 形成 复合 
ko 一 般 将 包 结 -一 方 称 为 主体 或 受 
E. MAG -HRARK, ERK 
缚 物 亦 称 为 主客 体 络 合 物 。 主 、 客 体 
WAR. 2. HEU ROP 
能 是 分 子 识别 化 学 、 超 分 子 化 学 研究 
HERA ZF 

克拉 贝 万 - 克 劳 修 斯 方程 Clapey- 
ron-Clanaius Equation 当 物 态 故 变 时 
(WR RA. BE, OH). E 


determination 


TF) p BARE T ME Ee EL 
dp _ AH 
dT TAV 
TRA. AV ILAA E R 
EEL H Eita44 
d(Inp) _ A 
dT RF 
KRR A atn E-A y 
式 中 ,p AWEN TD ER ACHES RYA 


1 PRR AN ARS Ete Te S| aE 


AE AV 为 两 个 物 态 之 间 的 摩尔 体积 之 
差 。 此 方程 在 燕 馏 和 气 - 芒 色谱 中 非 


| 常 有 用 , 它 可 以 从 一 个 温度 下 的 燕 气 


上 讨 推 算 另 一 个 温度 下 的 燕 气压 。 

See MLAB Clark oxygen elec- 
trode 由 阴极 .路 极 .电解 液 以 下 阴极 
表面 上 的 氧 渤 过 性 塑料 膜 构成 的 膜 式 
KERR. CHARAI RTE 
BEYER Pe pin Ae EIEE. AE, 
流 正 比 于 氧 的 分 压 , 从 通过 的 电流 值 
可 测定 气相 中 氧 的 浓度 ， 

克隆 cloning ”用 无 性 繁殖 的 方法 
产生 一 组 遗传 上 相间 的 细胞 和 生物 群 
体 的 过 程 。 这 些 细胞 和 个 体 均 来 自 无 
性 繁 将 的 单一 原型 细胞 。 利 用 DNA 
重组 技术 ,可 使 一 个 基因 或 DNA 片段 
产生 出 很 多 相同 的 搂 由 ,这 叫 分 子 克 
隆 或 DNA RE. 

IMI ruled grating 为 了 获得 
具有 细微 的 平行 .等 宽 .等 癌 申 的 光栅 
线 ,通常 采用 精密 光 顶 刻 划 机 ,用 金刚 
石刻 划 刀 三光 栅 坯 表面 的 反射 金属 腊 
(EREI) 上 逐一 - 刻 划 出 桐 线 沟 楼 ， 
OPH CAE Ae. ei 
P22 ee BL RT, ERE] 
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OK 2400 BEG ER Se 
ZAR Ti FARR Ad < ;二 SR 


不 平行 度 <( mo ~ 199 )d BEES 


精密 的 工作 - 因此 ,对 光山 刻 划 机 的 
精度 ,金刚 石刻 划 刀 的 品 向 和 丸 磨 . 刻 


格 的 。 一块 每 毫米 1200 线 有效 工作 
面 尺寸 为 100 x 100mm 的 刻 划 光栅 ， 
至 少 要 连续 刘 划 5 ER, BAB) HE 
fF = EW eR o ~ 
0. 03°C 270 BL a BR ah eB BAK 
Fô. lum! FURA HEAR 
是 极 难 制 得 的 ,因而 价格 十 分 昂贵 ,不 


可 能 直接 用 二 商品 光 顶 光谱仪, 而 是 | 


将 其 作为 “模版 ”大量 制 取 复 制 光 炎 
FA AEE. 

S a) SE 43 space field flow 
fraction -种 场 流 分 级 分 离 方法 。 流 
体 在 薄 的 柱 槽 中 流动 时 的 流速 分 布 为 
手 物 线 型 。 大 小 粒 于 在 重力 场 作用 下 
均 沉 降 于 柱 村 的 下 壁 , 当 被 分 离 粒子 
尺寸 变 大 ,至 粒子 半径 a SHAE 


外 之 比 达 到 人 0.01 <* <0.1 at, KORE 


FEA PUR BER LK, 
结果 是 大 粒子 流动 速度 快 ,市 小 粒子 
则 流速 较 爆 ,大 粒子 先 从 柱 槽 中 流出 。 
这 与 一 般 声 流 分 级 的 漳 出 顺序 相反 。 
根据 这 种 分 离 诛 理 建立 起 来 的 声 流 分 
级 方法 称 为 空间 场 流 分 级 技术 。 空 间 
场 流 分 级 不 需要 对 性 模 壁 加热 ,其 近 
假 的 保留 方程 为 


每 毫米 600 线 .得 毫米 1200 线 甚 至 每 | 
| 式 中 ， F.. 


Vy ba 
Vy 分 别 为 峰 保 留 体积 和 
柱 槽 体积 。 空 间 场 流 分 级 主要 用 于 
1 ~ I00hm 的 颗粒 的 直径 及 其 分 布 的 
分 离 和 测定 。 例 如 血液 、 酶 、 色 谱 填 


| 料 粒 子 、 硅 球 、 来 合 物 微 球 以 及 粉 体 


， 材 料 的 分 离 。 
划 工 作 室 的 昼 温 、 上 防震 要 求 是 项 级 严 | 


室 间 人 分辨 率 ”space resolution 探 
HE x-y 平面 方向 的 分 辩 率 ， 即 束 班 
大 小 。 是 衡量 仪器 性 能 的 一 个 重要 指 
标 ， 也 是 考察 微 区 分 析 能 力 的 一 个 重 
要 指标 。 它 受 很 多 因素 的 影响 ， 如 粒 
FRE ERE. EGE A EA AE 
等 。 在 实际 应 用 中 ， 可 以 通过 标准 样 
品 进行 鉴定 。 

Sis} HF I space-distribution 
interference 自由 特 子 在 火焰 中 的 分 
布 改 变 引起 的 和 干扰。 自由 原子 在 火焰 


| 区 的 分 布 是 不 均匀 的 ， 取 决 于 被 测 元 


紊 的 化 合 物 形 态 和 火烧 不 司 区 域 的 扬 
RTE. FRR A, RAR 
助燃 气 比例 、 试 样 组 成 的 变化 ， 有 本 
溶剂 的 引入 ， 都 直接 引起 火焰 状态 和 
氢化 还 原 特性 的 改变 。 进 样 速度 的 变 
化 ， 将 引起 气 溶胶 粒度 大 小 及 其 分 布 
发 生变 化 。 以 上 诸 因素 的 任何 变化 ， 
都 将 影响 自由 康子 在 空间 的 分 布 ， 从 
而 使 得 在 测 光 区 所 油 得 的 分 析 人 入 号 亦 
将 随 之 改变 。 

SAF space group ABA 
有 空间 点 阵 式 的 局 期 性 结构 ， 点 阵 结 
构 的 空间 对 称 操 作 群 称 为 空间 群 。 将 
晶体 中 可 能 存在 的 全 部 对 称 元 素 
‘空间 点 阵 形 式 、 对 称 中心 、 镜 面 、 
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Rese th. Ral. Beth, MEA) 
按 -- 切 可 能 相 辣 合 ， 可 时 出 230 种 对 
称 元 素 系 ， 与 此 对 应 的 对 称 操作 群 即 
为 230 种 空间 群 . 

空间 群 符号 space group symbol 
用 字母 和 数 守 简明 地 表示 室 间 群 对 称 
性 的 符号 。 空 间 大 的 国际 符号 由 两 部 
分 组 成 : 第 一 部 分 用 一 个 英文 大写 字 
本 【如 中. AL BL CLI, FRR) 表 
N73 fa FESS LEA, SBR SP 
KERB. ph 1 到 3 个 位 置 所 组 
成 ,分 别 用 对 称 元 素 符 号 表示 不 同方 
fl LARP RA ATE. WR 
要 表示 平行 于 指定 方向 的 旋转 轴 
{ 包 括 旋 转轴 、 螺 旋 轴 和 反 轴 )， 交 
Beg as He ADT TR ae e pi at E 
【包括 镀 面 和 请 移 面 ;， 则 将 旋转 办 
表示 为 分 子 ， 对 称 面 表示 为 分 母 。 二 
斜 唱 系 只 有 两 种 空间 群 ， 上 只 需要 说 明 
在 厌 点 处 是 奋 存 在 对 称 中 心 ， 即 : 
Pt 和 P1。 单 斜 曲 系 也 只 需要 一 个 位 
置 ， 列 出 在 8 方向 上 的 基本 对 称 元 
RB. Pc EZMA RESA 
B., HMAF a, b, c 三 个 方向 ， 
如 Fmmm。 四 方 品系 的 三 个 位 置 分 别 


c. a la +b Afi, 1 P 5, 【也 


可 写作 Ph, mbea 六方 品系 的 三 个 
方向 是 c、a M2+b Hw. =A 
系 有 两 种 空间 点 阵型 式 ， 如 果 是 简单 
六 方 格子 则 三 个 方向 与 六 方 咏 系 相 
同 ， 如 果 是 六 方 R 心 格子 ， 则 只 需 
要 前 商 两 个 方向 就 种 了 ,， 池 方 晶 系 的 
Zt ma, atbte a+b A 
H. 28 Fm3m, 


= Bt HE ie band broadening 
in space BUMREA. 

空气 隔断 流 air segmented stream 
是 连续 流 台 分 析 技 术 的 特征 之 一 ， 即 
由 一 道 峰 动 泵 符 按 一 定 的 流 措 输送 空 
气 到 分 析 系 统 中 去 、 并 形成 间隔 均 名 
的 一 个 一 个 的 空气 兆 ， 这 就 是 陋 断 
流 。 通 常 认为 空气 泡 有 三 个 作用 : 
(1) PREE RSE HE, BR i 
之 间 的 混合 ; (2) 帮 勘 样品 与 试剂 
的 混合 与 反应 ; (3) ERME 
和 系统 状态 的 自视 校正 。 即 看 -看 空 
气泡 的 运行 情况 ， 就 能 判断 分 析 系 统 
ETEW. 

S94 AiE B air-cooled torch 
tube Bas Ue ae, — AR 
用 空气 外 冷 式 。 由 于 空气 带 走 功 耗 有 
时 占 总 人 射 功率 的 75% 以上， 因此 
这 种 改进 型 炬 管 仍 来 得 到 广泛 
地 应 用 。 

空气 -氢气 火焰 wiz-hydrogen flame 
氧气 在 空气 中 燃烧 形成 的 火焰 。 在 室 
HP. RRR A EL PRP 
75% Pla , BAL AT kK ABE EE 803K, 
最 大 燃烧 速度 是 310cm - 3’, BR 
火炮 温度 计算 值 是 2373K， 测 量 值 是 
2318K。 火 焰 的 燃烧 产物 中 含有 
H,O, 0,, O. H,, OH, NO, N, 
等 ， 没 有 含 碳 还 厚 性 化 学 物质 ， 是 气 
化 性 灾 焰 。 特 点 是 背景 发 射 和 背景 吸 
收 低 ， 特 别 是 在 <230nm R, AR 
很 低 ， 对 于 分 析 线 位 于 该 光谱 区 的 元 


| REWERA AHH. ERAMI 
! 散 性 危险 气体 ， 使 用 时 要 特别 注 


意 安 全 。 
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SS, -Z Rie air-acetylene flame 
CREZ PRERE AR. 在 室 
BE, CPR PLAY E., 下 限 分 别 为 
80% 和 2.5%, Be ik E k id AE 
623K ， 最 大 燃烧 速度 起 158cm -8 ', 
最 高 火焰 温度 计算 人 是 2523K, AE 


值 是 2500K。 火 焰 的 燃 伐 产物 中 含有 ， 
| 衰 在 空心 表 极 腔 内 ， 再 与 电子 、 离 子 


C. CH, CO., CO 等 还 原 性 组 分， 
有 利于 元 素 的 原子 化 。 在 < 230nm 
KR, Re HR, HERE IB 
F. AVA RAR. Eee, E 
ER, 使 用 安全 ， 宜 于 操作 。 调 节 燃 
SAAR LAA, AT LAA eae aR 
同 氧化 还 原 特性 的 火炉， 以 适合 于 不 
同 元 素 的 测定 ， 除 易 形 成 难 解 离 氧 化 
物 的 元 率 BL Be, Al, Ti, Zr, Hf, 
V. Nb, Ta, W., Th, U, BASES, 
tS SoG KAR A eo 
TJE. 

空心 光纤 ”bollow optical fibre F] 
BERRET, MAAR, H 


折射 率 为 1, 462， 用 液 芯 光纤 测定 共 ; 


振 拉 曼 光谱 时 ， 要 求 空 心 光 纤 内 径 均 
写 ， 内 表面 光滑 ， 使 拉 蜡 信 号 的 损失 
MERD. 

WOARE hollow cathode lamp; 
HCL —# ie AT AR ES 


析 的 锐 线 光源 。 空 心 阴极 灯 是 种 阴 | 
RES DETTE RRA. i 


E os BA ER HB E —— a SA BE 
MARAE, BE 
BURA, RRA ER. HE 


的 空心 阴极 灯 的 结构 如 右 图 所 示 ， 当 
在 气体 放电 管 的 两 电极 土 施加 足够 高 


的 电压 ， 穗 开始 放电 ， 电 子 在 飞 向 用 


! 辍 的 过 程 中 在 电场 的 疾 用 下 受到 加 
| 束 ， 与 管内 载 气 的 原子 碰 漳 ， 使 受 碰 


撞 的 原子 电离 ， 带 正 电 荷 的 载体 离子 
从 电场 中 获得 动能 ， 当 其 撞击 在 金属 
PRR. AAR AU ARE H 
RAM Maa RENT, BERRA i 
AUST HOR. BRN RA 


以 及 原子 产生 非 弹 考 碰撞 而 获得 能 


， 量 ,受到 激发 ， 发 射 被 测 元 素 的 特征 
| 共振 线 。 诛 子 吸收 光谱 分 析 中 司 用 的 


空心 阴极 籽 普 遍 采 用 方 波 、 脉 冲 供 
电 ， 使 其 发 出 的 光 按 调制 波形 变化 ， 
仪器 交流 放大 器 愉 接 收 和 放大 检测 器 


”所 产生 的 这 种 证 制 电 信号 ， 不 放大 火 


焰 发 射 产生 的 家 流 电信 号 ， 从 而 消除 
了 火 粮 发 射 的 影响 。 空 心 表 极光 源 的 


优点 是 易于 在 广泛 的 光谱 区 获得 锐 线 
| 光谱， 光谱 强度 大 ,稳定 , 工作 
| 寿命 长 。 


sae TRO 


SRR EERE 


SB vacancy chromatogra- 
phy ARAPERA 
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样 草 作为 流动 相 ， 而 把 -定量 的 纯 载 
气 作为 样品 注 人 色谱 柱 ， 在 柱 的 出 口 
进行 检测 ，、 可 效 得 一 组 分 离 后 的 色谱 


峰 ， 这 种 方法 称 为 空 穴 色谱 法 。 如 果 | 
在 室 究 色谱 法 中 所 用 的 固定 相 和 其 他 i 
操作 条 件 与 普通 气相 色谱 法 中 所 用 条 | 
| 能 有 单 流 路 注入 、 双 流 路 同步 合并 带 


件 完 爹 一 样 时 ， 那 么 二 者 所 得 到 的 色 
谱 图 则 是 相同 的 ,， 此 法 适用 于 工业 流 
程 的 控制 ， 直 接 以 流程 气体 作为 流动 
相 ， 测 定 流程 气体 中 的 组 分 分 布 。 

FL pore structure 孔 结 构 主 
要 指 孔 直径 、 妃 窜 、 孔 的 比 表面 积 、 
TLE, 一般 遍 分 子 聚 合 物 树脂 中 
er ATLH, FLARE Bi ae 
脂 的 性 能 。 如 在 色谱 辕 定 相 中 ， 有 时 
需要 用 去 -孔径 的 树脂 ， 从 而 能 够 达 
到 更 好 的 分 离 效 果 。 

孔径 pore diameter 多 了 筷 性 材料 
EARED (E). {LEW 
Ta Se RR ATL ISIE EK BH 
十 纳米 。 

FLH pore size distribution 
ERA TL Be BY FL BAK op BSD A aE 
A. MARAT, Lee 
越 窗 ， 色 谱 峰 的 展 宽 越 小 。 

12 FLEE A Qs 12-por injection 
valve 是 双 层 结构 ， 定 子 和 转子 在 同 
心 圆 上 各 有 所 个 对 应 的 直角 和 孔道。 无 
HW, FAA 60°. HORE A PAE 
入 、 双 道 合 并 带 注 人 、 双 道 异步 连续 
注 人 、 以 及 用 3 个 定 基 环 同步 采 液 或 
注 人 的 流 路 安排 。 

16 FLEA R 
valve M BR UC FS HF i (sandwich zones 
valve}, Æ B 2b a) F 1983 年 推出 


16-port injection 


Ho ARREA (CARB a P 
图 ) ， 在 转子 和 定子 的 同心 圆 上 上 按 等 
BANS AB 个 直角 和 孔道， 无 
AA. fli Bla Rie Se Pee 
流 路 连接 ,转子 由 步 进 电机 带动 ， 可 
定时 按 正 向 或 反 向 旋转 45" 角 。 其 鳃 


注 人 A、 双 流 路 异步 连续 注 人 、4 种 夹 
层 带 注入 方式 、 三 道 标准 出 时 顺序 注 
入 、2 种 区 域 采 样 法 、 试 样 试剂 追踪 


| 注入 法 、5 种 反应 注 人 法 、6 种 长 反 
| 应 周期 注入 法 和 6 种 阀 停 流 注 人 模式 


等 ， 它 是 目前 FIA 功能 最 齐全 的 注 


SARM blank solution 在 制备 
试 样 溶液 相同 条 件 下 制备 的 ， 含 有 与 


! 试 样 溢 滚 所 用 的 全 部 试剂 ， 但 不 售 被 


测 组 分 的 溶液 {此 时 称 为 试剂 空 
白 )}。 在 试 样 测定 时 用 作 参 比 ， 以 扣 
除 过 量 反应 试剂 (PEN) 及 缓冲 
剂 、 掩 珊 剂 等 的 影响 。 分 光 光 度 法 
F, HEARREN KILAR 
收 ， 而 显 色 剂 等 无 吸收 时 ， 还 采用 一 
种 不 加 显 色 剂 的 溶液 作 参 照 进 行 吸 光 
度 测 定 。 这 种 不 加 显 色 剂 的 参照 洲 流 
KARESA. 

SAR Ms A blank test and 
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blank value 空白 试验 是 指 在 不 加 符 


过 调节 外 加 电压 使 电解 电流 但 定 ， 使 


测 组 分 的 情况 下 ， 按 照 分 析 待 调 组 分 | 被 测 离 子 在 电极 上 电解 析出 ， 由 电解 


同样 的 条 件 和 步骤 进行 的 试验 。 试 验 
所 得 结果 称 为 空白 值 。 从 试 样 分 析 结 
果 中 扣除 空门 值 后 .可 清除 由 所 用 
水 、 试 鲁 和 器 血 带 进 杂质 所 引起 的 系 
统 误 差 ， 从 而 可 得 到 比较 可 靠 的 分 析 
结果 。 

HAMP control of blank value 
E Pr MR ES BAPE Pt, 
许 的 水 平 ， 最 好 是 使 空白 值 降 至 接近 
于 零 或 至 少 相对 于 被 测量 含量 水 半 而 
言 可 以 忽略 不 计 ， 所 必须 实施 的 全 部 
有 计划 有 系统 的 活动 。 通 常用 空白 值 
控制 图 实施 控制 ， 以 多 次 测 得 的 空白 
(MPS fis, 为 中 心 控 制 线 ， 以 
UCL = Xo +25, AEHL, Hep So 
是 空白 噪声 【测定 空白 荐 的 标准 偏 


差 ) 。 在 痕 量 分 析 中 ， 空 自 值 水 平和 ， 
i 用 于 有 机 化 合 物 和 金属 络 合 物 的 反应 


虞 声 是 测定 限 与 检 出 限 的 限制 因素 ， 
控制 和 城 小 取样 、 试 剂 、 容 器 、 操 作 


BADER, Bakes 
AM RMS | MITRE RS ee 


出 限 的 有 效 途 征 。 

SHAS unoccupied surface state 
未 被 电子 占据 的 表面 态 叫 空 表面 态 。 
表面 态 是 指 局 域 在 表面 上 的 电子 态 。 

FRAT control unit 在 色谱 装 
置 中 用 于 控制 各 部 件 运转 和 条 件 变更 


的 单元 。 也 有 的 新 型 色谱 仪 是 由 色谱 
软件 通过 连 楼 硅 仪 器 各 功能 部 分 的 控 


制 部 件 分 别 直 接 控制 色谱 仪 的 各 
个 部 分 。 
控制 电流 电 重量 分 析 法 controled- 


上 


current electrogravimetric analysis 通 | 


所 增加 的 质量 求 算出 被 测 物质 的 合 量 
的 方法 。 此 法 可 测定 锌 、 锅 、 销 、 
H. A n. 饥 、 钠 、 锐 、 亲 及 银 等 
金属 。 装置 较 简 单 ， 准 确 度 可 达 
0.2% ,分 析 时 间 较 短 , 但 选择 


| 性 较 差 。 


控制 电流 库仑 法 conirolled-current 
eoulometry XBR CWEK. Be 
电解 进行 的 时 间 和 电流 强度 求 算出 被 
测 物 质 的 量 的 方法 。 由 恒 电 流 发 生 器 
产生 的 恒 电 流 避 这 电解 池 ， 用 计时 邦 
记录 电解 时 间 ， 被 测 物 质 直接 在 电极 
上 反应 或 在 电极 附近 由 于 电 构 反应 产 
生 一 种 能 与 被 测 物 质 起 作用 的 试剂， 
当 被 测 物 质 作 用 完毕 后 ， 由 指示 终点 
的 仪器 发 出 信号 ， 立 即 英 掉 计 时 器 。 
该 法 能 用 于 容量 分 析 的 各 类 滴定 ， 可 


机 理 及 电极 过 程 的 研究 ， 也 可 用 于 弹 
合 平衡 的 研究 。 

控制 电位 电解 法 controlled-poten- 
tial electrolysis ”通过 控制 电解 电位 使 


| 其 恒定 ， 具 让 被 测 商 子 在 电极 上 电解 


析出 ， 由 电解 所 增加 的 质量 求 算出 被 
测 物 质 含 量 的 方法 ， 此 法 可 用 于 提纯 
SH, TRA, RM 
于 除去 试 样 的 基体 ， 测 定 其 中 的 微量 
组 分 。 


控制 电位 库仑 法 controlled-poten- 


i tial coulometry 电解 时 ， 用 恒 电 位 装 


置 控制 阴极 电位 ， 以 100% 的 电流 效 
率 进 行 电解 ， 当 电流 趋 于 零 时 ， 由 库 
仑 计 测 得 电量 ， 从 而 求 出 被 测 物质 全 
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EHH. BIGHT EAE AM 
E, 可 用 于 50 多 种 元 素 及 其 化 合 物 
的 测定 ， 在 有 机 和 生化 物质 的 合成 和 
分 析 方 面 的 应 用 也 很 广泛 ， 间 时 也 是 
研究 电极 过 程 、 反 应 机 至 等 的 有 


BATE 
控制 试 样 法 method of control sam- 
pe 采用 一 个 已 知 售 量 的 试 样 和 待 | 


测试 样 同时 摄 庶 ， 根 据 书 知 试 样 的 分 
PASTA CA) 来 校正 
工作 曲线 的 移动 最 。 这 个 已 知 售 量 的 
试 样 称 为 “控制 试 样 ”， 这 种 分 析 方 
法 称 为 “控制 成 样 法 " 。 控 制 试 样 法 
用 二 复杂 合金 的 分 析 有 相当 大 的 好 
at, AAR Pes, RoR 


影响 有 时 使 工作 曲线 产生 平移 ， 此 时 i 


可 以 控制 试 样 进行 校正 ， 

控制 跟 control limit 在 质量 控制 
中 允许 被 控制 的 产品 特性 量 值 的 平均 
值 该 动 的 界限 . 在 质 控 图 中 ， 用 虚线 
表示 在 中 心 控 制 线 的 上 、 下 两 侧 ， 作 
为 产品 特性 量 值 的 上 、 下 控制 线 。 位 
于 控制 中 心 线 上 侧 的 控制 限 ， 称 为 上 
EHR; 位 于 控制 中 心 线 下 删 的 控制 
限 ， 称 为 下 控制 限 。 通 常 以 特性 量 值 
的 标准 差 的 3 倍 值 作为 控制 限 ， 这 预 
期 在 正常 的 情况 下 ， 有 99.79 特性 
其 值 落 在 控制 限 内 ， 若 实际 情况 像 所 
预期 的 那样 ， 表 明生 产 过 程 处 于 统计 
控制 状态 。 

控制 中 心 线 control central line 
简称 中 心 线 ， 记 为 CL。 质 量 控制 图 
中 代表 所 控制 产品 
的 实 线 。 在 实 线 的 上 、 下 两 侧 各 设置 
RRR, a HERA RIA 


RETE RHEA FEA 


AARRE. RA AER A a 
特性 量 值 落 在 控制 限 内 ， 且 将 机 地 分 
布 在 中 心 控制 线 的 两 侧 ， 表 未 生产 过 


| 程 处 于 统计 控制 状态 。 若 特性 量 值 落 


在 控制 线 以 外 ， 表 明生 产 过 程 失 控 ， 
过 采 取 措施 使 生产 过 程 恢复 正常 。 若 
THER SREB AAA, Sa 
种 趋向 性 【连续 上 升 或 下 降 ) 分 布 ， 
表明 生产 过 程 有 出 现 失 控 的 潜在 可 能 
性 .应 引起 重视 ， 及 时 查 明 原因 。 
库仑 分 析 法 coulometry 是 1938 


| 年 工 Szaehelledy #1 Z. Somogyi 首先 提 


出 的 ， 其 理论 基础 是 法 拉 第 定律 ， 是 
在 电解 分 析 法 的 基础 上 发 展 起 来 的 - - 
种 分 析 方 法 ， 是 通过 浏 其 被 测 物质 在 
100 名 电流 效率 下 电解 所 消耗 的 电量 
来 进行 定量 分 析 的 方法 。 库 仑 分析 有 
两 种 形式 : 一 种 是 恒 电位 库仑 法 ， 相 
当 于 控制 电位 电解 ; 另 一 种 是 恒 电 流 
库仑 法 ， 也 称 库仑 滴定 法 。 

Hit coulometer 是 控制 电位 
库仑 分 析 装 置 中 的 一 个 重要 组 成 部 
j. MRAR E. 

跨越 空间 的 耦合 coupling spanned 
space 当 磁 性 核 在 空间 接近 到 一 定 
路 离 时 产生 电子 自 族 的 直接 关联 ， 导 
致 “跨越 空间 ”的 耦合 。 比 如 顺 式 
c= Pje = 13. 39Hz 
CE O CR n l ' 
CE Ai 

c= 

cr SCR 
中 :Jr = 1. 44Hz, IRR CF, 中 
的 了 在 空间 显然 相当 靠近 ， 导 致 相当 
KAT Jera 


远 远 大 于 反 式 时 
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FRASER CRATE block ma- 
trix least-squares refinement Mib 44 
构 测 定 中 ， 一 种 优化 结构 模型 的 最 小 
二 狗 计 算 方 法 。 此 法 假定 一 部 分 晶体 
结构 参数 (如 一 部 分 原子 的 坐标 参 


数 和 热 振动 参数 ) 的 变动 对 另外 一 ; 
部 分 结构 参数 没有 影响 ， 可 以 分 步 对 | 
各 部 分 结构 参数 进行 优化 。 其 优点 是 


可 以 节省 计算 机 内 、 外 看 空间 和 计算 
时 间 ， 人 得 是 ， 所 得 的 结果 不 够 精确 ， 
~… 般 在 结构 修正 的 初始 阶段 中 使 用 ， 
或 用 于 修正 由 几 个 独立 的 分 子 或 是 离 
子 团 构成 的 晶 悚 结构 。 

BUR FEM fast particle bom- 
bardment; FPB 质谱 分 析 中 ， 利 用 
其 有 数 干 到 数 万 电子 伏特 动能 的 原 
FT. OTRAS PMR TSE, 
来 实现 样品 离子 化 的 总 称 。 如 快 原子 
Rt. OKA TRS. 

PRAMAS HHI rapid scanning 
infrared spectrometer ”其 光学 设计 有 


两 种 类 型 ， 一 种 是 单 色 器 快速 转动 或 | 
振荡 ,反射 镜 国 定 ， 另 … 是 单 色 器 不 | 


3h, 反射 镑 快速 转动 或 振 落 。 红 外 光 
通过 内 光路 反射 至 反射 镜 、 经 出 射 狂 


油 ， 并 转换 为 电信 号 ， 经 高 频 放 大 器 
放大 ， 在 示波器 上 显示 出 光谱 信和 号。 
快 扫 措 红外 分 光 计 在 特殊 情况 下 ， 配 
置 有 相关 采样 系统 可 实现 微 秘 (ps) 
级 的 扫描 ， 有 几 来 研究 快速 化 学 反应 ， 
不 稳定 分 千 和 自由 基 等 。 


快速 分 析 faa analysis 在 保持 一 


定 精确 度 的 情况 下 ， 为 适应 生产 需 | 


变 ， 而 改进 操作 步骤 ， 尽 可 能 地 缩短 | 


时 间 的 一 种 化 学 分 析 方 法 。 通 党 在 分 


; 析 某 些 项 目 时 ， 从 试 样 处 理 开 始 ， 时 


闻 一 般 不 超过 1h 就 能 得 到 结果 。 这 
种 方法 已 在 生产 过 程 中 广泛 应 用 ， 如 
炉 前 分 析 。 由 于 数字 仪表 及 电子 技术 
的 使 用 ， 此 法 已 逐渐 向 自动 化 分 析 方 
面 发 展 。 

快速 冷冻 技术 rapid freezing tech- 
检测 洲 液 中 短 寿 命 自由 基 的 


nique 


| PRL, FHP RH OHS) 


法 ,将 两 种 或 三 种 反应 液 混合 反应 ， 
同时 迅速 将 混合 液 喷 到 经 液 握 等 伶 媒 
冷却 的 收集 加 中， 使 混 合流 快速 并 
F. 使 反应 中 产生 的 自由 基 不 会 很 快 


”消失 、 有 利于 进行 ESR 检测 。 


快速 流动 (RA) 法 rapid flow 
(mixing) method 在 化 学 反应 过 程 中 


i 常 产生 短 寿 命 自由 基 。 为 了 观 独 溶液 
| 中 的 短 寿命 自由 基 {一 般 其 寿命 在 


lms 以 上 ) 的 ESR 谱 ， 可 采用 快速 
流动 《混合 ) 法 ， 即 将 两 种 或 三 种 
反应 液 分 别 按 一 定 流速 导 人 特制 的 样 
品 池 内 ， 使 它们 能 相互 迅速 混合 反应 
后 流 人 样品 管 进行 测试 。 因 为 可 不 断 


， 排除 上 反应 完 的 溶 被 并 补充 新 的 反应 
甸 投 射 刘 快速 唤 应 的 检测 器 进行 检 : 


液 ， 始 终 保 持 样品 池内 有 一 定量 的 自 
由 基 产 生 ， 从 而 可 以 满足 检测 自由 基 
的 需求 。 例 如 了 Ti" 与 Hi0, RARE 
速 混合 反应 可 生成 高 活性 的 OH 自由 
基 ， 用 此 法 可 检测 由 OH 自由 基 与 乙 
醇 、 二 甲 基 亚 讽 等 溶剂 反应 所 形成 的 
自由 基 。 

PUR AB high-speed chromatog- 
raphy 采用 短 柱 和 简单 的 加 压 方法 
BARRA Maso) ORM) 色谱 
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kugi 


方法 。 色 谱 柱 是 一 根 尾 端 带 活 塞 开 
KARRE, HEHE EAE AY h I 
HETE OAE, AUE A a AY 
上 端 与 惰性 气体 {氮气 ) AH 
接 ， 调节 钢瓶 出 口 压 力 给 色谱 柱 以 
适当 的 压力 . Eee ee, 
只 不 过 短 柱 色谱 所 用 色谱 柱 可 以 是 
耐 压 的 不 锈 钢 柱 管 ， 可 以 采用 各 种 
WEFR (mF PRAE), MRE 
色谱 是 利用 实验 室 廉价 易 得 的 常规 
Be FHL SE AA R, 

RF BHR fast atom bom- 
bardment; FAB 质谱 常用 的 一 种 软 
电离 方法 。 在 高 子 检 中， 用 电子 意 击 
的 方法 使 商 压 中 性 气体 【 迄 或 迄 ) 
电离 .形成 的 气 Cae) 离子 被 电 
TERES, iiA HARR, HA 


ARME T ROOM. RA ， 


定向 高 速 运动 的 中 性 原子 束 ， 高 速 中 
HERF (Ar, Xe 等 ) xi NEATE H 
PRR m ART Eh., EE 
“爆发 性 ”汽化 的 同时 ， 发 生 离 子 -分 
于 反应 ， 从 而 引发 质子 转移 ， 最 终 实 


现 样 品 离 子 化 。 - 般 可 生成 [M+ 
H]*, (M~H>>. [MJ]? 及 :M+ 
Na] 等 分 子 离 了 以 及 少数 碎片 离子 。 


HEFE (AF) 源 fast atom | 


bombardment source; FAB 用 于 质谱 
RAA Ge” AARTE hE 
子 枪 、 电 子 聚 焦 透 镜 、 中 和 笑 组 成 。 
用 产生 的 高 速 定 向 运动 的 中 性 原子 
R, BOR A PAPE the 
F, RMHAMLOM, AHED 


电离 。 有 本 化 合 物 通常 与 底 物 混合 涂 ; 


在 杷 板 上 ， 得 到 的 是 有 机 化 合 物 与 底 


HEA AE ne a HE a A 
Ao RRP sear RZ AF HE 
SER. BPE., REE, KATA 
有 机 北 合 物 . 虽然 目前 更 多 的 使 用 电 
喷雾 电离 和 基质 辅助 激光 解吸 电 均 方 
式 ， 但 对 赛 糖 的 分 析 ， 仍 使 用 快 原子 
ey 

RAF SERB fast atom bom- 
bardment mass spectrometry 一 种 质 
谱 分 析 方 法 。 用 快速 Ar 原子 (或 
Xe 原子 ) RHRBRAR AH Ee 
面 上 的 试 样 ， 使 试 样 分 子 发 生 离 子 
化 ,然后 进行 质谱 分 析 从 而 获得 样 
总 表面 元 素 组 成 的 一 种 方法 。 由 于 
其 剥离 速度 很 快 ， 一 般 不 适合 进行 
表面 分 析 ， 但 可 以 用 来 分 析 体 相 物 
质 的 成 分 和 结构 。 

+H fast atom gun i+ 
Ribs PPE RAT OR. AR 
形 场 枪 有 电荷 交换 枪 。 前 者 是 使 高 能 


: 离子 穿 过 位 于 鞍 形 电场 中 的 电子 云 ， 


捕获 一 自由 电子 而 转变 为 快 原子 ; 后 
者 是 将 高 能 离子 加 速 进入 残 佘 的 未 离 


， 了 于 化 的 气体 中 ,发 生 近 距 碰 撞 ， 通 过 


共振 捕获 现象 ， 快 离子 得 到 一 个 电子 
MERRET. 

RAR Broad Band decoupling; 
BB 对 耦合 核 在 其 全 部 化 学 位 稳 范 


| 围 内 同时 去 看 的 技术 。"C 的 天 然 丰 


EE (N=1.1%)， 因此”C 一 "C 之 


) 间 的 耦合 峰 只 是 主峰 的 6x10， 可 


ABM SRT AE YU AK H 核 一 
般 直 接 结合 ,“C 与 'H 2 fale S eR 
a Jen Jou THe t ER BS 
因此 对 日 不 去 三 的 ”C HABA HS 
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重 谱 线 气相 重 鸽 而 变 得 非常 复杂 ， 不 
EREHE. AAR A E X 
准 'H 谱 谱 宽 中 心 ， 并 用 噪声 发 生 技 
术 使 其 带宽 足以 轿 盖 整个 质子 图谱 
(化 学 位 移 范围 大 于 10) ， 这 样 所 有 
质子 都 受到 辐射 而 被 去 耦 ， 所 有 "”C 
都 呈 单 线 。 质 子 宽带 去 硝 是 党 用 的 技 
A, SECC 谱 已 成 为 常规 5C 
谱 。 除 3C GRU NO FO P ee ag 
NMR RHE oT FE FE HF He AB SB 
HEAK EMM. Aik te we 
HRA -种 核 与 它 耦合 的 话 ， 
虽 应 通过 三 共振 去 除 它 们 的 耦合 以 获 
HERH. 

矿石 分 析 analysis of minerals W 
石 分 为 金属 矿 和 非 金 属 矿 两 大 类 。 我 
HRH., HOP REBAR. 
Bint, Sift, Bt, RSP, 
ETA. HT. ATAU RAR 
T. HET. FR. BAT. BR 
FARATE. HEE CR A AA 
验 标准 有 GB 《中 国 国 家 标准 ) 、ISO 
{国际 标准 } 、JIS ( 日 本 工业 标准 ) 、 
BS (美国 国家 标准 } SN {检验 检疫 


行业 标准 ) 等 。 矿 有 的 分 析 过 程 较 | 


为 复杂 ， 主 要 原因 是 样品 分 解难 度 
大 ,常用 的 分 解法 为 碱 融 法 和 酸 溶 
法 ， 多 数 非 金属 矿 只 能 用 碱 融 法 分 解 
样品。 常用 的 分 析 方 法 为 化 学 法 ， 比 
色 法 和 仪器 分 析 法 。 

矿物 的 差 热 分 析 特 征 谱 转 出 ffer- 
ential thermal analysis characteristic fig- 
ures of ore ”该 谱 图 是 指 已 知 矿物 的 
热 分 析 曲 线 ， 并 对 各 热效应 有 明确 的 
RE. Mt) Se Hh ah ee Ph Te th Se 


ARA R AD Pg A i m A I] 
的 特征 ， 因 此 下 通过 与 已 知 的 矿物 特 
征 谱 图 进行 对 比 来 鉴定 矿 牺 。 由 于 热 
分 析 的 数据 具有 程序 性 的 特点 ， 所 以 
要 注意 实验 条 件 所 引 息 的 实验 结果 的 
差异 

矿物 油 测定 the determination of 
mineral oil 水 中 矿物 油 来 自 工 业 废 
水 和 生活 污水 的 污染 。 测 定 的 矿物 
油 是 指 溶 解 于 特定 溶剂 中 而 收集 到 
的 所 有 物质 .包括 被 湾 莉 从 酸化 的 
Emt ERHARD PRE 
的 所 有 物质 因此， 测定 方法 不 
同 ， 矿 物 油 中 被 测定 的 组 分 也 不 
同 。 测 定 方 法 有 重量 法 ， 非 色散 红 
SRE RE Sb Fp Je JE BE BE AN SE E 
等 。 一般 先 将 样品 用 硫酸 酸化 ， 使 
pH<2, 接着 用 有 机 溶剂 芋 取 ， 然 
后 按 不 同 的 方法 用 天 平 、 红 外 光谱 
仪 、 生 外 光度 计 等 进行 测定 。 

采集 的 样品 必须 有 代表 性 。 当 只 测 
SEA PSLRA ARE I, Ge 
并 漂浮 在 水 表面 的 油膜 。 一 般 在 水 表 
面 以 下 20 ~ 50cm 处 取水 样 。 样 品 要 
KEE OAR, 4 
PREPARE. RARR. TERR 
内 加 3 ~Sml- L "(1 +1) BRR; 若 样 
en AE SS HT, METERT 
下 保存 。 

配 ` 揽 焉 电极 ”duinhydmne electrode 
是 用 一 片 清 少 光亮 的 铂 片 或 金 片 汪 到 
醒 和 和 揽 醒 的 等 分 子 的 饱和 溶液 中 即 
成 .在 25 和 时 ， 测 得 其 标准 电位 为 ， 
0.69992V 及 0. 69961V (oF i f oF 
0. 69976V, Ht FABRR). HTA- 
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SAGER Ee HS E {iE Hik R E 
衡 ， 电 阻 低 等 优点 ， 应 用 较 广 。 AE 


注意 以 下 几 点 : (1) 只 能 应 用 于 pH | 
EFS HR, pH 值 在 8 以 上 作 


为 弱酸 的 氧 本 开始 解 离 或 被 氧化 成 
RE. SiR: (2) Ae 
CES ae AE, 
ERE., NB. REE. GTR 


酸 盐 等 会 引起 限 和 和 气 醒 的 比例 变化 而 | 
产生 误差 ,同时 也 不 能 用 于 硼酸 盐 的 


测定 ; (3) Attia, Bee 
“HRR”, GA ih Ay SU A IE 
系数 影响 不 同 、 在 离子 强度 低 于 心 5 


0,03 个 PH 单位。 

PK difusion TE- -种 势能 梯度 
驱动 下 物质 输 运 的 过 程 。 这 种 势能 梯 
度 可 以 是 活 度 梯度 {或 化 学 势 梯 
BE). EARE. 温度 梯度 ， 电 位 梯 
度 、 磁 场 梯 度 等 。 物 质 在 活 度 梯度 存 
在 下 的 扩散 是 分 离 过 程 中 的 一 种 最 重 
BMA Rigi, AMEP- E 
律 和 第 二 定律 。 利用 物质 在 不 同 介质 
中 扩散 速度 的 差别 可 使 某 些 组 分 达到 
SRM AA. Ho, ERE Re, 
大 分 子 与 小 分 子 可 以 通过 扩散 速度 的 
不 同 得 到 分 离 - 但 扩散 又 可 能 造成 许 
SHRUB E, 分离 效率 下 
降 ， 分 离 速度 减 小 等 不 利于 分 离 的 动 
力学 因素 。 因 此 ， 为 建立 高 歼 分 离 方 
法 ， 研 究 分 离 过 程 中 物质 扩散 的 规律 
是 必要 的 。 

扩散 传 质 。 mass-iransfer by diffu- 
sion 指 物质 在 介质 中 由 于 其 深度 不 
同 通 过 扩散 作用 由 高 浓 区 向 低 浓 区 的 


定向 运动 。 

扩散 电流 diffusion current H 
流通 过 化 学 电池 时 ， 因 扩散 传 质 过 程 
所 贡献 的 那 部 分 电流 。 当 电流 通过 化 
学 电池 时 ， 由 于 电极 反应 使 阴极 表面 
附近 反应 物 的 浓度 降低 ， 反 应 物 出 现 
浓度 梯度 ， 使 之 从 本 体 向 电 轰 表面 扩 
散 。 电 流 增加 ， 反 应 速度 加 快 ， 电 极 
附近 的 法 度 梯度 增 大 ， 反 应 物 从 本 体 
向 电极 附近 的 扩散 速度 加 快 。 当 反应 


| 物 因 电极 反 庶 所 消失 的 数量 与 由 本 体 


Fe] FL Ae a 


| 立 了 不 随时 间 而 变 的 稳定 状态 ， 这 时 
mol + kg WP, RBA BU 


的 电流 称 扩散 电流 。 

PROX diffusion flame 燃气 与 
HRA BRS, HBA 
气 扩散 或 夹带 进入 火焰 以 维持 燃 伐 的 
一 种 火焰 。 用 情 性 气体 握 CREM) 
RE RRS, SHURA ae 
送 到 燃烧 器 ， 在 燃烧 器 外 与 扩散 或 夹 
带 进 入 火焰 的 空气 中 的 气 产 生化 学 反 
应 形成 火焰 。 它 燃烧 速度 低 ， 漫 度 
T. 透射 性 能 好 ,背景 发 射 弱 ， 使 
用 安全 。 

扩展 的 XX See a A S ex- 
tended X-ray absorption fine structure; 
EXAFS FE WR ik iR AS GE A 30 ~ 
1000ey 的 能 量 范 围 内 。 多 原子 气体 
BR BER AS Py BY X 射线 吸收 系数 随 
AST X 6 F ERMA MERE 
Kae, RRR 
AF ASP ORR eo T 
与 其 第 一 配 位 层 原 子 背 散射 回来 的 光 
电子 波 相互 作用 ， 产 生 干 涉 ， 在 某 些 


l 能 量 处 相互 加 强 ， 在 某 些 能 量 处 相互 
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MA, (GF OR A A) LR eH a 
PATS] 2 UA RE 
EXAFS 光 谱 图 ， 可 以 获得 吸收 原子 的 


短程 结构 信息 ， 如 第 一 配 位 层 原 子 的 | 
配 位 数 、 距 中 心 诛 子 的 距离 及 氧化 态 
等 。 此 法 可 用 十 无 定形 物质 及 分 散 相 


物质 的 分 析 。 


FUMIE Raman inactivity fi 


| SER POT, HATH 


“ 基 频 据 动 频率 不 在 拉 曼 光谱 中 出 
现 , 就 称 之 为 拉 受 非 活 性 ,定量 计算 
PTH- KIRTEN SEEE, 
可 用 量子 力学 理论 计算 。 如 果 分 子 从 
n ASB on 25218) A IE RE 
(aan FFE, Rhy ERER. 
Mac. 若 某 -人 简 正 振动 对 应 于 分 子 


的 极 化 率 的 改变 为 零 ， 即 | 2 = 0， 
| HERRER SLAS 


活性 条 。 

Few Raman spectra Hg% 
谱 是 分 子 的 振动 和 转动 光谱 ， 它 是 分 
于 对 单 色光 的 散射 所 产生 的 光谱 。 每 


， 一 种 物质 OO) 都 有 自己 的 特征 


拉 曙 光谱。 这 是 拉 最 光谱 表征 某 一 物 
FOUR. TBH ABR 


| 射 强度 ， 横 坐标 是 拉 曙 位 称 ， 单 位 是 


波 数 (cm ) ,下 别 是 环 已 烷 分 子 的 


ae 


3600 3000 2500 2000 1500 1000 500200 
H BS em-! 


拉 曙 光谱 图 ， 

PSH Bate Raman spec- 
troelectrochemistry F% fa S te ae 
技术 和 电化 学 相 结 合 的 一 种 研究 方 


B. RECATE, S W RO 
| RBRB, KARIER (om), 


钻 等 金属 阳极 腐蚀 膜 的 现场 检测 ， 是 
一 种 非常 有 价值 的 技术 。 还 可 以 研究 
电极 过 性 的 动力 学 和 电极 “溶液 界面 
的 性 质 。 

ERTE Raman activity fir BH: 
WERTH CCH. OF ORB 
振动 谱 带 出 现在 拉 曼 光谱 中 ， 就 称 之 
ARBRE: 反之 ， 该 谱 带 不 出 现在 
FUSE IC Ht, WY ARS Oy te BEE: 
的 。 定 量 计 算 分 子 的 某 -… 婚 迁 是 否 是 
拉 曼 活性 ， 需 用 量子 力学 的 理论 。 分 
于 从 n SA mm ASS BR 
迁 矩 由 下 式 积 分 表示 


| Cadat = J aaseodr 


AP, pa Me, 是 分 子 的 m 态 和 n 
ARERR: oj 是 极 化 率 的 跃迁 算 子 ; 
BREE o) Pe SFE, WMS 
活性 的 。 简 而 言 之 ， 如 果 某 一 简 正 振 
动 对 应 于 分 子 的 极 化 率 的 改变 不 为 


零 ， mn ( $) 40 (ARF EM 


br), WER RIFE. 

Fe Raman scattering WT 
与 分 子 相 互 作用 时 ， 不 仅 光 子 的 运动 
方向 发 生 改 变 、 且 光子 与 分 子 之 间 发 
生 能 量 交 换 : 或 者 光子 的 一 部 分 能 量 


传递 给 分 子 : 或 者 光子 从 分 子 的 振动 


或 转动 得 到 能 其 。 这 种 光 散 射 现象 是 
1928 年 印度 物理 学 家 拉 受 (Raman} 


发 现 的 ， 故 称 之 为 拉 曼 散射 。 

HEE Raman shift 当 单 色光 
光子 与 分 子 相互 作 用 发 生 拉 昌 散 射 
时 ， 散 射 光 的 频率 不 同 于 人 射 光 频 
率 ， 人 射频 率 与 散射 频率 之 差 就 称 为 


位 移 为 正 数 的 是 斯 托 克 斯 散射 线 ， 位 
移 为 负数 的 是 反 斯 托 克 斯 散射 线 。 由 
于 斯 托 克 斯 线 与 反 斯 托 克 斯 线 是 完全 


; 对 称 地 分 布 在 瑞 利 线 的 两 出， 所 以 在 


MECH bi See i 
Ste ser RST (RATE EM 
射 强度 比 斯 托 克 斯 散射 强度 弱 很 
多 ) 。 每 一 物质 的 拉 曼 位 称 与 入 射 光 
的 频率 无 关 。 

HPR leveling effect ” 亦 称 致 
FR. TA BF RR BAB ae 
AF EE SOE Rt ME SB 
力 时 ， 这 些 酸 几乎 可 将 全 部 质子 都 传 
递 给 溶剂 ， 从 而 无 法 分 辨 这些 酸 的 强 
度 的 效应 。 例如， 相同 量 的 HCO, 
HCl 和 HNO, 在 水 溶液 中 ， 由 于 它们 
几乎 都 可 将 全 部 质子 传递 给 水 分 子 ， 
形成 水 全 质子 (BH H0), 从 
而 不 能 分 辨 这 些 酸 在 水 溶液 的 
酸 强 度 。 

拉平 性 溶剂 leveling solvents ”能 
起 拉平 效应 的 溶剂 。 参 见 拉 平 
效应 条 。 

=H BASHA Langmuir ad- 
sorption isotherm 适用 于 吸附 过 程 中 
的 单 分 子 层 吸 附 现 人 象 。 由 兰 锰 尔 于 
i918 年 提出 。 在 任意 气体 庄 力 p TF, 
平衡 时 被 占有 的 吸附 位 置 的 分 数 是 
8， 空 着 的 吸附 位 置 的 分 数 则 为 1 ~ 
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0, RASS M (1-6) 及 气体 的 
压 为 p 成 正比 ， 而 脱 附 速率 与 M9 成 
正比 ， 其 中 型 为 表面 含有 的 吸附 位 
置 - 在 吸附 到 达 平 衡 时 两 个 速度 相 


等 ,得 到 
ky 
g-_ -如 . A 
本 k, 1 + hp ( k, ) 


A, ky. ky A5 ORES BH. 在 
EBMAUEAP, 日 接近 于 1， 而 被 


吸附 气体 的 体积 接近 于 V (RA | 例 常 数 。 上 8 的 单位 为 em, 若 * 的 单位 


| md- LORRIE eR Kek 


BRERD, LLe=T RA, M 


F dp 
vey + Op 


ALL BORIS HE LL 


XI VAER, aM ae FL ee E 
积 ,也 可 用 于 测定 气体 分 子 的 太 小 。 
E blue shift JAE. Af 
HERRAR ARRE EHE 
侣 物 吸 收 光谱 的 吸收 峰 向 短波 长 方向 


Fa n— n” GREE, EIR TEN Ih i 
发 生 蓝 移 . RRATFRRSAR THE 
成 氨 键 的 积 度 比 基 态 时 低 所 致 . 

KBB BHR hlae-hard photo- 
graphic plate RERE E 
RIERREN AAA, Aye ets 
标 为 灵敏 度 :20+ 上 5, 反 衬 度 :2 人 +0.2， 
FH- <0. 06 ,感光 范围 在 250 ~ 500nm 
之 间 。 

朗 怕 - 比 耳 定律 Tamber-Beer law 
有 时 又 称 布 格 ( Bouguer )- BY {6 ( Lam- 
ber)- 比 耳 ( Beer) 定律 。 当 一 东平 行 的 


单 色光 通过 -- 定 均匀 的 某 吸收 深 渡 

H 
时 ,该 溶液 对 光 的 吸收 程度 A= Ig T 
与 级 光 物 质 的 浓度 < 和光 通过 的 液 层 
厚度 4 的 箭 积 成 正比 。 这 种 关系 称 为 


| 裔 伯 - 比 耳 定律 ,其 数学 表达 式 为 


式 中 ,4 RARE h 和 了 分 别 为 人 
射 光 和 透射 光 的 强度 ;8 为 光 遂 过 的 液 
ERE 为 吸光 物质 的 浓度 ;天 为 比 


为 摩尔 吸光 系数 ,单位 为 m`. 
cm ! ;车 c 的 单位 以 g" LURT, WA 
a RI Kia 称 为 吸光 系数 ,单位 为 工 ， 
g'e cm ' 申 于 吸光 度 与 吸光 物质 
浓度 的 关系 ( 液 层 厚 度 一 定时 ) 最 为 重 


”要 ,因此 有 时 又 被 简称 为 比 耳 定 律 。 


劳 埃 方程 ”Laue equation BR TH 
射 方向 和 晶 胞 大 小 .形状 的 方程 之 一 ， 


| 其 形式 如 下 
的 移动 。 GON BREE ATER (nm) ee | 


bís —s)) =kA 
c(s—s,) =1A 
a(cosp, —cosp,,) =hA 
| 


[e —50) =hà 


b(cosp, — cosp) = kA 
ci cosp, — cosp, ) =1A 


| 方程 中 , a, b, ¢ MANO eK 


s 和 so 分 别 是 衍射 X Bee AR X St 
线 欧 单位 矢量 ; a. b, e 则 是 晶 胞 的 
HE: puo Puo Pa EARRA 
曲轴 的 夹 角 ; 9. p. p 是 入 射线 与 
三 个 品 轴 的 夹 角 ; 4 BAN X 
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波长 ; A, A. UNG, ETT 
定 了 入射 的 方向 。 衍射 指标 的 整数 性 


决定 了 入射 方向 的 分 立 性 ， 从 而 在 入 ， 
射 图 上 反映 出 分 立 的 衍射 点 或 衍射 | 
| fh, 这 种 现象 称 为 老化 。 研 究 塑 料 的 


钱 , STR TTA Al te La Hy A i 
一 样 的 ， 都 是 联 系 衍射 方向 和 晶 胞 大 
小 、 FORE, BALA. HR 
程 以 直线 点 阵 为 出 发 点 ,布拉格 方程 
以 平面 点 阵 为 出 发 点 ,布拉格 方程 的 
应 用 更 广泛 ， 

SEH Laue symmetry group 衍射 
SelB) PR] RE BA A A) RRR ERE. 由 
Fae BY RLU ABR D392 种 晶 
fF ca ESD BH 5 P-L AHS THE 


导出 11 种 具有 对 称 中 心 的 点 群 . 合 | 


BARR OOF) E 

SIRF Laue photography 记 
FRIDH E er OK (Pr a AY A A OB 
实验 装置 由 发 射 “ 白 色 ” 连续) X 
射线 的 光源 、 可 以 调整 晶体 样品 使 其 
HAAR MO ib Ge AT X 射 
线束 的 平面 X 射线 感光 板 所 组 成 。 拍 
RHR. AAA Aa, FX 
射线 波长 连续 变化 , 反射 球 半 径 
(A) 也 连续 改变 ， 使 - -部 分 倒 易 点 
阵 点 有 机 会 和 反射 球 的 球面 相遇 而 满 
ERARI. MEA EEM- -对 称 
轴 或 对 称 面 调整 到 与 人 射 X 射线 平行 
的 方向 后 ， 再 拍摄 芳 埃 相 ， 就 能 得 划 


具有 相应 对 称 性 的 入 射 图 。 用 劳 埃 法 | 


收集 衍射 数据 的 特点 是 ， 可 以 检查 品 
体 的 对 称 性 ; 在 ，: 张 术 射 图 上 可 以 得 


到 大 明 的 往 射 点 、 人 9 由 于 使 用 白色 六 


射线 光源 ， 衍 射 多 上 的 衍射 点 不 易 指 
标 化 。 


老化 试验 ageing test 塑料 在 使 用 
和 储存 过 程 中 ， TRG. PR. A AS 
和 水 等 环境 峙 素 作 几 下 ， 会 逐渐 变质 
而 失去 原 有 的 性 能 ， 最 终 失 去 使 用 价 


老化 性 ， 可 以 评价 塑料 的 耐 光 和 老化 
性 能 ， 确 定 其 使 用 价值 。 现 行 的 老化 
试验 方法 大 致 可 分 为 两 类 ， 一 类 是 自 
然 若 化 试验 方法 ， 一 类 是 人 荆 加 速 老 


| 化 试验 方法 。 自 然 老化 试验 方法 是 利 
， 用 自然 环境 条 件 进行 老化 的 一 类 试验 


方法 ， 它 主要 包括 : ARTA 


:验方 法 、 耐 光 性 试验 方法 、 仓 库 储 存 


试验 方法 等 。 人 工 加 速 老化 试验 方法 
是 在 实验 室内 用 各 种 老化 箱 进 行 老化 
A) -类 试验 方法 。 老 化 箱 可 以 模拟 并 
强化 自然 环境 条 件 的 某 些 老化 因素 ， 
可 以 加 快 材料 的 老化 进程 ， 从 而 较 快 
获得 试验 结果 。 这 类 方法 主要 包括 ; 
人 工 气候 老化 坛 验方 法 、 热 老化 试验 
方法 、 湿 热 老 化 试验 方法 、 盐 园 试 验 
方法 等 。 

MRS isomorphous com 
pounds JL rie] ARR R.. 

类 质 同 遇 取代 isomorphous replace- 
ment ” 当 丙 种 化 合 物 的 分 子 式 类 型 相 
同 ， 而 且 唱 体 的 几何 形状 模 似 , 这 两 
种 化 合 物 称 为 类 盾 同 唱 北 合 物 。 当 它 
们 的 品格 大 小 大 致 相同 时 ， 一 种 离子 
BECCA SP BY 53 — A 
fe, KORRA MARR. Of 
fh, EA fle Se BR FE hit BE Mg 时 ， 
由 于 KK' 与 NH 的 大 小 相近 ， 因 而 
K' 可 部 分 取代 NH TE aR ARE BR HT 
te. 造成 沉淀 的 焉 污 。 
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SRR accumulative frequency 
在 一 组 测 其 值 中 ， 出 现 数 值 小 于 某 一 
{AE AS EA, BU A C 
HEER, HOA ASE Br eas RR 
RA. RAHE ERME A i-e 
重要 方式 。 

棱镜 的 色散 率 dispersion of spectral 
prisms 不 同 波长 的 光 以 同 畔 的 人 射 
Ai, RPC RR. SRL 
ATTESTATION ILE LE AES L 
ART De pg, Bal fa Js Fe ek 
KORE Ge He ICSE BL ASA, a 
RRR EE. Ree A RK 
色散 能 力 的 大 小 ， 妈 角色 散 率 的 定义 


为 经 ， 可 以 推导 出 对 于 以 景 小 偏向 角 
状态 通过 棱镜 的 某 波 长 A 的 光 ， 其 角 
色散 率 既 与 校 镜 的 折射 项 角 a 大 小 有 
关 ， 也 与 绫 蚀 材料 本 身 的 色散 率 虹 有 
关 。 棍 高 棱镜 色散 率 的 途径 有 两 条 : 
CL) 制造 折射 顶 角 w 天 的 楼 镜 ， 但 受 
到 光 会 在 第 一 折射 而 发 生 全 内 反射 的 


限制 (2) 选用 材料 色散 率 92 大 的 光 | 


FIAR, RRETAN 


料 的 吸收 率 也 大 、 光 能 损失 大 。 为 了 ` 


SPs bik SOR, TEER Ste 
BERRY. BERG AREA Git 
计 方 案 ， 代 价 巧 仪器 结构 的 复杂 化 。 

$5 5) BEE resolution of spectral 
prisms ERROCEI EP, ER 
镜 是 价格 最 品 贵 的 光学 元 件 ， 因 而 希 


望 在 保证 使 用 要 求 下 楼 镜 尺 寸 尽 可 能 | 


小 ,所 以 棱镜 的 通 光 我 径 是 整个 光学 


RRL IN, HEAR REI 
学 系统 的 光束 口径 。 在 棱镜 简 光 孔径 
上 发 生 的 光 衍射 情况 决定 了 棱镜 光谱 
仪器 所 能 达到 的 光谱 分 辨 它 。 根 据 方 


| JE CEDE) ARARA 《Fraun- 


hofer) 入 射 理 沦 ， 可 推导 出 对 处 于 最 
小 偏向 阴 状 态 通过 棱镜 的 某 波长 A 的 
光束 ， 校 镜 的 分 辩 率 丸 。 

À da 


Regn En 


式 中 ，: yaoi a, 和 为 楼 


镜 材 料 在 A 附近 的 色散 率 。 由 此 式 可 
得 到 以 下 各 点 有 上 用 的 推论 : (1) AA 
样 材料 制 成 ， 底 按 长 度 相等 的 几 块 楼 
镜 ， 不 论 其 折射 项 角 a 大 小 是 否 相等 
都 名 相同 的 分 辩 率 ; (2) 用 凡 块 席 边 
之 和 为 的 小 棱镜 接连 工作 ， 可 以 慕 
得 … 志 底 边 为 1 的 大 棱镜 同样 前 分 辩 
率 ， 这 提供 了 采用 低 价 小 楼 镜 组 代替 
价 遇 甚至 无 法 获得 足够 大 蝇 体 等 材 
料 ) KERRI: (3) 在 光学 调整 
或 使 用 时 ， 若 没有 将 足够 大 的 光束 充 
WA ATL IS, AA ERR 
REM CRUE K RRA) 才 
RARER, AERE EA Soe 
通 光 时 应 有 的 分 辩 率 。 

棱镜 光谱 仪 prism spectrograph 
它 是 最 时 出 现 的 光谱 仪 ， 它 以 透明 物 
质 的 折射 率 戎 波长 变化 的 物理 现象 为 
基础 。 分 光 棱 镜 是 楼 镜 光 谱 仪 的 核 
心 ， 根据 棱镜 色散 能 力 大 小 的 不 同 ， 
AA. 中 . 小 过 光谱 仪 。 根 据 所 
选用 楼 镜 材 料 的 不 同 ， 妈 可 分 为 可 见 
光 区 的 玻璃 棱镜 光谱仪 ， 适 用 于 紫外 
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PRA REICH, UA Ra AT i 
ROP RATE ARR CI. ec 
(KER ARS. HEE RHE. Bik 
系统 及 投影 系统 西部 分 组 成 。 
棱镜 红外 分 光 光 魔 计 prism infra- 
ted spectrophotometer DAER H y E BE 
JOFFRI ECE RNEER 
能 力 以 其 角色 散 率 doda 来 表示 。 


oo 8) 


BOP, ne BGR: ea 为 
RBM MS. CaF,, LiF 棱镜 色散 率 
大 ， 用 于 波 数 大 于 1800cm ”的 短波 
Ko Mm KBr 虽 吕 用 到 400cm 的 长 被 
区 ,但 在 短波 区 的 色散 率 太 差 。NaCl 
楼 镜 色 散 性 能 介 了 于 上 述 两 类 棱镜 之 
间 ， 早期 中 程 红 外 光谱 仪 多 使 用 NaCl 
Be, RADI AR 
HR- BS AE fe ee 

QARTA freezing way 为 了 解决 生 


物 样品 的 高 放 气 性 的 特点 ， 保 持 分 析 | 


室 航 真空 度 以 及 避免 电子 东 对 样品 的 
辐 照 损 衡 采用 的 对 样品 用 液 氮 冷 冻 的 
方法 。 

冷光 cold light 
见 化 学 发 光 条 . 

SMR cold agglutinin 是 在 
SPC ELF MET BK EE NS. 
体 ， 常 是 针对 红细胞 的 表面 抗原 。 

冷 原子 非 色散 原子 荧光 光 计 cold 
vapor and non dispersion atomic fluores- 
cence spectrum ”是 使 用 滤 光 器 米 分 离 
分 析 线 和 邻近 谱 线 的 冷 原 子 菊 光 光 


同化 学 发 光 。 参 


谱 。 这 种 方法 可 降低 背景 。 
SATZA cod vapor 


atomic fluorescence spectrometry 2 IF. 


， 子 效 此 光谱 法 的 … 种 ， 也 是 一 种 痕 量 


SAH. GAARA ERR 
tt, HERR TAA TE AERA F 
产生 的 荧光 发 射 的 强度 进行 定量 分 析 
的 荧光 光谱 分 析 法 。 

RAH method of cold vapor Æ 


: RHE, PARP 


测定 .由 于 来 可 以 很 容易 从 化 合 物 被 
ARAB, FARA AE 20 高达 
已 ]6Pa， 因 而 它 可 以 二 用 特殊 的 原子 


: 化 器 即 可 测定 。 原 子 化 常用 的 方法 是 


用 确 氢 化 钾 将 来 还 原 为 元 素 状态 ， 用 
BA ARS ATR TIER H. 
冷 燕 气 原子 吸收 光谱 法 
aur atomic absorption spectroscopy 
AMERHRTREKBR. REE 
F MAREEA fh PAE. i 
常 是 用 还 原 剂 将 试 样 中 的 乘 还 原 为 金 
RE, RAURA ERE RRHH 
*, REBRE, MRABAT 
吸收 池 进 行 测 定 。 对 于 生物 试 样 ， 有 
MERRE AMARE, Ai 


cold vap- 


RWA ERR, FARETE 


KATWE- 

MRM EHE discrete fast 
Fourier transform; FFT JRS) 
经 情 里 叶 变 换 得 到 频 域 信号 Rom)。 
变换 过 程 对 连续 函数 积分 运算 是 从 -= 
到 +w。 但 实际 问题 中 ， 只 能 取 有 限 
的 FID 信和 号， 只 在 0 <+ STEARRE 
值 。 在 计算 机 中 计算 的 数据 也 不 能 是 
连续 的 ， 因 此 只 能 作 有 限 的 离散 的 情 
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Seas, Cooley 和 Tukey 提出 的 算 


AKAM CUR, RRR ， 


里 叶 变 换 (FFT). 

Mi SsbB in vitro activation 
analysis ”用 中 子 和 带电 粒子 照射 联 自 
活体 或 尸检 的 生物 样品 ， 使 被 分 析 元 
素 活化 变 为 放射 性 核 素 ， 径 放 北 处 理 
后 用 Y 谱 仪 测 有 最， 或 不 经 放 化 处 理 直 


BAR APEH Ge{ LD EFE y WR ， 
鉴定 所 产生 的 放射 性 核 素 、 测 量 其 活 | 
度 ， 以 确定 生物 样品 中 被 测 元 素 的 育 ， 


量 , FRADE. RTS 
元 素 测 定 ， 是 临床 检验 、 研 究 人 体 中 
痕 量 元 素 与 疾病 关系 的 有 效 手 段 。 
MA off-line analysis GE 
开 生 产 流 水 线 进行 分 析 的 做 法 ， 称 为 
离线 分 析 ， 属 于 初级 的 过 程 分 析 形 
式 ， 需 要 到 生产 现场 先 取 样 ， 然 后 带 
回 分 析 实 验 室 去 进行 化 验 ， 待 化 驻 报 
告 出 来 后 ， 扯 送 辐 生产线。 信息 严重 


襄 后 于 生产 过 程 ， 不 能 及 时 指导 生产 | 


是 离线 分 析 的 主要 缺点 。 

Bobi it it centrifugal counter- 
current chromatography: CCCC 在 分 离 
过 程 中 涉及 离心 力作 用 的 道 流 色谱 方 
法 。 旋 转 小 室 道 流 色谱 和 滚 滴 逆 流 色 
WERE OAS, Hika Eya 
度 敢 。 如 果 根 据 流体 力学 原理 ， 使 分 
离 柱 管 在 绕 仪 器 中 心 轩 公转 的 同时 也 
绕 自 身 轴线 自转 ， 就 可 以 加 速溶 质 在 
两 壬 不 混 深 溶剂 相 的 分 配 。 新 开发 的 
高 速 逆 流 色谱 仪 就 是 采用 前 同 步行 性 
式 的 运动 方式 。 

次 心 制备 薄 层 色 蛮 法 centric-prep- 
aration TLC TEMA: i AE Ee 


1 
1 


础 上 发 展 起 来 的 一 种 旋转 离心 、 连 续 
许 脱 的 圆 形 薄 层 色谱 技术 . 是 快速 分 


| 离 提纯 有 机 化 合 物 和 天 然 产物 等 的 一 


种 方法 。 分 离 效果 优 于 制备 泗 层 色谱 
法 和 柱 色谱 法 ， 在 -… 定 程度 上 与 制备 
型 高 效 液 相 色 谱 法 相似 ， 但 在 节省 时 
闻 和 洲 剂 等 方面 优 于 后 者 ， 有 其 独特 
的 优点 。 在 所 气流 的 保 执 于 进行 分 
离 ， 常 用 于 对 `- 些 难以 用 沿 规 结晶 或 
ASS AED BREA, — ER 
稳定 的 化 合 物 , 各 种 异 构 体 的 分 离 
T. 方法 简便 快速 、 经 济 、 有 效 。 
FSi A AEM ion-association ex- 
traction ”将 水 湾 菠 中 的 离子 用 相反 符 
号 的 离子 与 之 会 合 ， 使 西 者 形成 离子 
SRE TH a Ht ES BL Pa 
过 程 称 为 离子 缔 合 某 取 。 为 形成 离子 
HRAT., 常 使 用 四 烷 基 铁 
盐 、 四 烷 基 磺 酸 盐 等 络 阳离子 锚 赴 |; 
FER. DEHA B 等 染料 离子 以 及 Fe 
(D , Cu Th) 的 1,10- 非 嘿 咪 或 2,2… 双 
吡啶 等 电荷 小 、 体 积 大 的 整合 离子 作 
为 离子 缔 合 试剂 。 近 年 来 还 发 展 了 大 
ASTRA. EROBTHAY 
后 的 有 机 相 可 用 于 光度 分 析 、 原 子 吸 
收 分 析 等 ， 可 依据 待 测 离 子 欧 不 同 选 
BRAS MT RUTTER. 
ETHAEE ionrassociation 
complexes 亦 称 离子 型 三 元 配合 物 。 
三 元 配合 物 的 一 种 。 当 一 种 配 条 已 满 
是 中 心 离子 配 位 数 的 要 求 ， 但 签 此 间 
电 性 并 未 实现 中 各， 商 者 同形 成 的 是 
带 有 电荷 的 二 元 配 离子 ， 当 带 有 相反 
电荷 的 第 二 种 配 体 离 子 存在 时 ， 重 可 
通过 电价 键 结合 形成 离子 弹 合 物 型 三 
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元 配合 物 。 这 类 配合 物 多 属 M-B-R | 
型 ，M 为 金属 离子 ; BAAR, 如 ， 
| RSENS TRAR ETORT 


MLE, MEK. KEER WOAR 
其 入 生物 、 二 蒜 虐 和 有 直 染 料 等 阳 离 
FT; RAER. MAKAT 
X7. SCN’, SO, CIOJ, Hg}. 
KAR, BA ME. 
Ts A eR 
association complexes H AREER 
机 溶剂 中 的 溶解 度 大 于 在 水 中 的 溶解 


BEATA RESEDA PA PSR. A. SA 
RP BARS ARK. Ra ay | 


的 三 元 混 配 配合 物 ,或 二 元 离子 缔 合 
配合 物 后 才能 被 茜 取 入 有 机 相 。 利 用 
形成 离子 阐 合 配合 物 而 实现 荣 取 称 离 
TASHERE, 参见 离子 缔 辣 配 
合 物 条 。 

离子 动能 谱 
spectrum; IKES 
将 离子 流利 用 动能 “电荷 之 比 进行 分 
离 的 质谱 。 可 用 于 亚 稳 离子 的 检测 。 

离子 对 色谱 法 ion pair chromatog 
raphy; PC 叉 称 离子 相互 作用 色谱 
法 或 流动 相 离 子 色 谱 法 ， 是 基于 溶质 
{样品 ) 离子 与 流动 相 中 的 离子 对 试 
剂 形成 电 中 性 的 离子 对 化 全 物 之 后 ， 
通过 吸附 与 分 配 等 相互 作用 在 固定 相 
中 保留 和 和 分离 的 一 种 色谱 方法 。 辆 定 
相 是 普通 高 效 液 相 色谱 中 最 常用 的 极 
性 或 非 极 性 键 合 相 。 离 子 对 色谱 采用 
BE ROR IM BIRR. 
离子 对 色谱 在 生物 医药 样品 中 离子 性 
有 机 物 的 分 析 、 工 业 样 品 中 离子 性 表 


ion kinetic energy 


面 活性 剂 以 及 环境 与 农业 样品 中 过 渡 | 


金属 离子 配合 物 的 分 析 方 面 非 


extraction af ion- | 
i 


在 双 聚 焦 质 谱 仪 ，| 


常 有 用 。 
离子 对 试剂 ion pair reagent 能 提 


(ROP), ， 并 能 与 被 测 离 子 形成 稳定 
的 离子 对 化 合 物 的 试剂。 
离子 对 探 针 检测 ion-pairing probes 


| detection 在 离子 对 包 闹 中， 在 分 离 


柱 后 将 共有 紫外 有 骸 收 的 离子 对 试 章 扫 
ABA, SAR RS oy ya 
离子 形成 离子 对 化 合 物 ， 用 以 检测 非 
荣 外 暖 收 被 测 离 于 的 间接 光度 检测 
o HARAKIRI A PAA 
CGH R E A J SE a Eh A E) 
REAP ARRERA, RPE le 
接 光 度 检测 法 被 称 作 离 子 对 探 针 
给 测 。 

离子 对 形成 模型 ion pair formation 
model 离子 对 色谱 保留 机 理 的 一 种 理 
CMS. DRM ARR TAR 
脂性 (BIKE) 的 离子 对 试剂 在 流动 
相 中 形成 中 性 离子 对 化 合 物 ， 然 后， 
中 性 离子 对 化 合 物 吸 附 到 固定 相 的 非 
TRE He, JE a OY a OR ER 
RE ae, 

MFP ion floatation method 
FET SF Ke ee AA A 
表面 活性 剂 混合 反应 ， 使 之 转化 成 能 
依靠 气泡 漂浮 起 来 的 朴 水 性 化 合 物 ， 
利用 通气 (N, 或 空气 ) PHARE 
溶液 表面 的 浮尘 或 游 流 的 泡沫 层 中 ， 
从 而 实现 微量 组 分 分 离 和 窗 集 
的 方法 。 

离子 回族 共振 质量 分 析 器 ion 
cyclotron resonance mass analyzer 一 种 


利用 回旋 加 速 器 原理 制 成 的 质谱 佼 分 
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He. DIEE TETRE D PH 
具有 三 对 电极 的 立方 体 结构 。-- 对 收 
RARE MAS. PRA, 一 
ARAL RE, PRATER, 一 对 
AS OR. 称 为 阱 电 棋 。 离 子 


WIARE. TERRE PR 


迫 以 很 小 的 轨道 半径 作 贺 周 运 动 ， 此 


离子 溅 射 ion aputtering ”利用 离子 
慰 击 样 总 表面 从 而 使 样品 表面 的 拓 
子 发 射 离子 和 中 性 粒子 的 现象 。 在 表 
GaP, APRESS ROARS 
电表 面 ， 对 样品 表面 进行 清洗 以 及 对 
样品 进行 深度 分 析 ， 是 表面 分 析 中 最 
常用 的 技术 之 一 。-- 般 采用 Ar 离子 


时 不 产生 可 检 出 信号: 


JOR ARATE, PORWR RE et ie 
AAE KAA, Pee fae. 
这 种 依 导 是 — PERK, 振幅 与 共振 
离子 数目 成 正比 。 利 用 频率 和 质量 的 
书 知 关系 可 得 到 质 荷 出 。 离 子 回旋 共 
振 分 析 器 上 共有 多 级 质谱 的 功能 。 在 实 
奈 应 用 中 ， 同 时 使 用 全 里 叶 挛 换 技 
术 ， 饼 里 叶 变 换 离子 回旋 共振 分 析 器 


BARR HER 【可 达 100 万 以 | 


E 和 很 高 的 灵敏 度 ， 但 仪器 价格 和 
维持 费用 也 很 高 。 

FRB ion thinner 透射 电镜 中 
为 了 得 到 电子 束 透 明 的 薄膜 样品 ， 对 
厚 膜 样品 进行 离子 诸 击 ， 使 其 样品 变 
W. CARR AR E g 
HE, TEL RD RE, 一 般 样品 
FBO PULP AOR, GBR 
过 离子 束 减 薄 到 合适 厚度 。 

出 于 检测 器 ion detector 质谱 仪 
的 一 个 主要 组 成 部 分 ,检测 记录 离子 
流 强度 及 其 质量 数 的 装置 。 离 子 通 过 


SRR RDO, RRR j 


比 (m/z) 分 商 以 后 ， 进 人 离子 检测 
器 进行 检测 。 质 谱 的 常用 的 离子 检测 
aA: 时 相干 板 ; 法 拉 第 简 ; 电子 倍 
SRE; 光电 售 增 器 ; 微 通道 板 等 。 


如 果 在 立方 体 ， 
的 发 射 极 加 上 快速 扫 频 电压 ， 当 满足 ， 


， 离子 交换 功能 某 团 的 色谱 坊 料 。 其 离 


FETT BRA. 
iF IRB BBB ion-exchange 
electrokinetic chromatography B 8 BE 
BAT Nie, BPR ARK 
性 种 与 高 华 物 进行 离子 交换 能 力 的 不 
同 、 从 而 产生 不 同 的 溶质 迁 称 。 
MFRS ion-exchange sep- 


| aration 通过 离子 交换 剂 与 溶液 中 的 


离子 发 生 交换 反应 ， 根 据 不 同 离子 交 
换 能 力 与 速度 不 同 从 而 在 固定 相 中 保 
留 时 间 不 同 来 进行 分 离 的 方法 。 通 常 
HESS REE, GRP RS RTE 


| 液 淋 人 柱 后 ,经 交换 、 洗 次 和 洗 脱 ， 


BART SC RSS, ma, AN, 
等 性 质 非常 相近 的 离子 能 用 此 法 将 它 
们 逐一 分 并 。 所 用 的 离子 交换 剂 有 无 
机 和 有 机 两 大 类 ， 用 过 的 有 机 离子 交 
换 剂 可 再 生 后 继续 使 用 。 用 于 微量 组 
分 的 富 集 和 高 纯 物质 的 制备 。 
MTZ ion exchanger 具有 
子 交 换 功 能 基 团 能 离 解 出 阴 或 阳 离 
子 。 通 常 所 说 的 离子 交换 树脂 就 是 最 
Te LTRS FCB 
ATREA 
change capillary electrokinetic chroma- 
tography 在 以 硅胶 基质 的 离子 变换 剂 
填充 的 毛细 管 色谱 柱 上 实施 的 


ion ex- 


电 色谱 。 

离子 交换 膜 ion-exchange mem- 
brane ”其 有 离子 交换 功能 的 膜 。 它 与 
PRIA BY ASU BAR Sf ee a 
HERE. EMRE PE A 
两 大 部 分 组 成 ， 基 腊 屋 具有 让 体 网 状 
结构 的 高 分 耻 化 合 物 ; 活性 基 团 由 具 
有 交换 作用 的 而 【或 阴 ) 离子 和 与 基 
ARB E AOE se BA (或 阳 ) 离子 所 组 
成 。 基 膜 的 立体 网 状 结 构 的 高 分 子 骨 


架 中 存在 许多 网 孔 ， 这 些 网 孔 相 互 沟 ， 


通 ， 形 成 细微 的 、 筷 径 迁 回 出 折 的 通 
着 ,通道 的 长 度 远大 于 膜 的 厚度 E 
因为 细微 孔径 的 存在 ,使 离子 有 可 能 
从 膜 的 一 侧 运动 到 膜 的 另 一 制 。 

MFA ion exchange 
chromatography; IEC 以 离子 交换 剂 
(WRZ ETERA) 作 
固定 相 ， 基 于 流动 相 中 溶质 (样品 } 
离子 和 国定 相 表 面 离子 交换 基 团 之 间 
的 离子 交换 作用 而 达到 洲 质 保留 和 分 
离 的 离子 色谱 法 ,分 离 机 理 除 电场 相 
互 作用 (离子 交换 ) 外， 还 常常 包括 
非 离子 性 吸附 等 次 要 保留 必用。 其 国 
THESE CMR SABE 
质 的 离子 交换 判 。 离子 交换 色谱 法 最 
适合 无 机 离子 的 分 离 ， 是 无 机 阴离子 
的 最 理想 的 分 析 方 法 。 

BFA ion-exchange resin 
具有 离子 交换 功能 的 一 类 网 状 结构 的 
高 分 子 化 合 物 。 树 脂 中 ， 高 分 子 链 互 
相 绕 联 ， 在 高 分 子 链 上 接 有 可 以 电离 
或 具有 自由 电子 对 的 功能 基 ， 带 电荷 


的 功能 基 上 又 结合 有 与 功能 基 电 荷 符 


号 相反 的 离子 。 不 带电 荷 而 仅 有 自由 


| 电子 对 功能 基 的 树脂 ， 可 以 通过 电子 


对 结合 极 性 分 子 . 离子 和 离 了 化 合 
物 。 能 离 解 出 阳离子 《如 也) 的 树 
脂 称 入 离子 交换 树脂 ; 能 离 解 出 阴 离 
FT (WA) 的 树脂 称 阴 离子 变换 树 
脂 。 它 是 离子 色谱 中 最 常用 的 柱 填 


| 料 ,， 它 既 不 入 于 酸 和 碱 ， 也 不 洲 于 有 


HVER, TER AI pH 范围 内 选择 
流动 相 - (AR RB BARRA. T 
Bd Fe A. 

离子 交换 树脂 分 光 光 度 法 ion 
exchange resin spectrophotemetry 该 方 
法 以 离子 交换 树脂 作 载 体 ， 并 直接 对 
显 色 树脂 进行 光度 测定 ， 特 点 是 将 分 
离 、 富 集 以 受 树 脂 相 显 色 一 - 步 完成 ， 
方法 简便 且 赤 茹 度 高 。 有 三 种 方法 使 
离子 交换 树脂 显 色 : (1) 离子 交换 树 
脂 与 显 色 剂 一 起 加 到 样品 溶液 中 ， 被 
测 离子 与 显 色 剂 【通常 是 络 合 剂 ) 形 
成 络 合 物 并 吸附 在 离子 交换 树脂 上 ; 
(2) 将 已 吸附 显 色 剂 的 元 子 交 按 树脂 
MAR; 3) 被 测 离 子 首先 
从 样品 溶液 中 吸附 到 树脂 上 ， 然 后 加 
BGA, PRR, HARM TA 
很 灵敏 的 显 色 剂 ， 吾 形成 的 显 色 剂 络 
合 物 能 强烈 吸附 在 树脂 土 ， 那 么 就 证 
以 用 离子 交换 树脂 比 色 法 进行 测定 。 
灵敏 度 远 比 普通 比 色 法 高 。 

离子 交换 位 置 ion exchange site 
离子 交换 剂 功能 基 团 上 可 交换 离子 所 
占据 的 位 置 。 样品 加 人 之 前 ， 离 子 交 
换 位 置 被 淋 洗 离子 平衡 ,样品 加 入 
后 ,溶质 离子 与 麻 洗 离子 在 钦 子 交换 
位 置 发 生 离 子 交换 竞争 反应 。 

离子 交换 柱 ion exchange column 
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填充 了 离子 交换 剂 ， 用 来 分 离 离 子 性 


成 分 的 色谱 柱 。 填 充 阴 离子 交换 剂 的 | 


称 困 离子 交换 柱 ， 填 充 阳 离子 变换 剂 
的 称 阳 离子 交换 柱 。 离 子 色谱 柱 柱 长 
通常 在 $~ Il0cm， 比 普通 液 相 色 谱 杜 


要 短 。 柱 管 颖 可 以 是 木 锈 钢管 ， 也 可 | 
i 的 物质 就 可 以 通过 离子 排斥 色谱 法 得 


LAER EME On A 

SFR ion trap 通常 由 一 个 双 曲 
面 的 环形 电极 各 上 下 一 对 端 电 极 构 
Ro TE ER EA Fray 
FRM. BREE, BI fe 
PASH Fab FRR. A3 
OG RES Do T Bee H Bo} Be Bee Se 
浏 。 用 离子 阱 作为 质量 分 析 器 ， 不 但 
可 以 分 析 离 子 源 产 生 的 离子 ， 而 且 可 
LPR Rae. RA 
TERRAIRE, 分析 其 碎片 离子 ， 


得 到 于 离子 溢 。 离子 阱 不 但 体积 很 ; 


小 ,而且 具 有 多 级 质谱 的 功能 ， 央 此 
得 到 了 广泛 的 应 用 。 

WFP ion trap mass spec- 
trometer; ITMS 利用 离子 酬 作为 分 析 
器 的 质谱 仪 。 目 前 使 用 最 多 的 是 由 高 
LEE UE TT PS tA A E {Paul 
trap) BET BREIL IE — Me at Et 
闻 串 联 质谱 仪 。 可 以 进行 多 级 质谱 测 
E OM n=2~6) 价格 比 其 他 类 型 
电 联 质谱 仪 便宜 。 上 自前 在 与 气质 、 沪 
上 质 联 用 上 得 到 广泛 的 应用 。 

离子 排斥 色 WMH ion exclusion 
chromatography; ICE 基于 溶质 和 固 
定 相 之 间 的 Donnan 排斥 作用 的 离子 
色谱 法 。 在 固定 相 与 流动 相 的 界面 存 


在 一 个 假想 的 Donnan 膜 ， 游离 状态 | 


的 离子 因 受 固定 相 表 面 同 种 电荷 的 排 


斥 作用 而 无 法 穿 过 Donnan Ri A jäi 
定 相 ,在 空 体积 【排斥 体积 ) 处 最 先 
流出 色谱 柱 。 而 纪 离 解 性 物质 可 以 部 
分 穿 过 Donnan 膜 进 和 固定 相 ， 离 解 
度 越 低 的 物质 越 容易 进 人 固定 相 ， 其 
保留 值 也 就 越 大 。 于 是 ,不 同 离 解雇 


以 分 离 。 在 离子 排斥 柱 上 还 存在 体积 
排 阻 和 分 配 作 用 等 次 要 保留 机 理 。 最 
常用 的 离子 排斥 色谱 固定 相 是 具有 较 
高 交换 容量 的 全 磺 化 交 联 聚 茶 乙 烯 耻 
离子 交换 树脂 ， 这 种 阳离子 交换 树脂 
一 般 不 能 用 于 阳离子 的 离子 交换 色谱 
分 离 。 离 子 排斥 色谱 对 于 从 强酸 中 分 
离 弱 酸 ， 以 及 弱酸 的 相互 分 离 是 非 党 
有 用 的 。 如 果 选 择 适 当 的 检测 方法 ， 
访 子 排斥 色谱 还 可 以 用 于 氨基 酸 、 醒 
及 醇 的 分 析 。 因 为 其 英文 名 称 也 可 写 
作 ion chromatography exciusiom， 故 党 
以 ICE 作为 其 简写 形式 ， 以 与 离子 交 
换 色 谱 法 的 简写 形式 (IEC) 相 区 别 。 

ETAF ion spray; SP VEY 
AL Bae Ee, 5 ee bs 
ERA, 但 容许 更 大 的 溶液 流量 。 
质谱 分 析 中 ， 在 向 毛 绍 管 里 输送 样品 
淤 液 的 同时 ， 毛 细 管 外 层 有 同 轴 毛细 
管 喷射 高 速 气体 ， 辅 助 带电 滚 滴 老 
化 。 使 用 离子 喷 舞 可 以 直接 分 析 大 流 
ft (RAR) BORSA, 
从 而 更 容易 和 液 相 色谱 联 用 。 参 见 电 
ABMS. 

离子 谢 线 ion line 在 光源 等 离子 
AH, AQT LER. MAA 
子 也 可 以 被 激发 。 被 激发 的 离子 与 被 
BRASH, AUR, PX 


454 上 离 


ER MAR AR TBA. 原子 被 电 | 
| ARP RAT Be Tie RR, A 


离 ， 失 去 一 个 电子 称 为 一 次 电离 ， 失 
去 两 个 电子 称 一 次 电离 ……,， 其 相应 
产 牛 的 离子 线 称 为 -次 电离 离 于 线 ， 
二 次 电离 离子 线 ……。 在 波长 前 面 用 
符号 表示 一 次 电离 离子 线 ， 用 符号 耳 
表示 二 次 电离 离子 线 ……， 用 火花 发 
ERME eR eR a SACS 
线 也 称 为 淡化 线 .。 


电 苟 。 恨 据 离 后 温度 可 以 从 手册 查 出 


而 计算 其 活 浴 。 参 见笑 度 条 . 
MEFS jon scattering spectros- 
copy; ISS) 一 种 咱 离 子 作 为 探 束 的 表 
面 分 析 方 法 .其 原理 是 用 低能 情 性 气 
体 离子 与 报表 而 原子 进 行 弹性 碰撞 ， 
通过 分 析 散 射 离子 的 能 基 分 布 和 角 分 


: 布 ， 可 得 到 表面 单 层 元 素 组 分 以 及 表 


离子 气体 激光 器 
子 气 体 激光 器 是 气体 激光 器 中 的 一 


类。 离子 气体 激光 项 的 输出 功率 比 原 | 
子 气体 激光 器 高 ， 可 以 达到 几 IB i 


流光 介质 主要 有 气 、 气 、 毛 等 启 陡 。 
在 拉 声 光谱 仪 中 应 用 得 最 普遍 的 是 乞 


离子 激光 器 ， 它 可 以 输出 9 种 不 同 波 | 


EARO., E pA wH E SM, Sm 
(ARIE) 和 488. Onm (蓝光 ) 。 

离子 枪 ion gun 
生 离 子 束 的 装置 ， 用 米 铺 洁 表面 或 进 
行 深度 剖面 分 析 的 刻 独 .一 般 可 和 分 匈 
fe BES Ste dS AF 
W., We APRA RHA BE 
RETR RARE, TAIT 
深度 分 析 ; Tir ae LP) PE SE tt RY 
RUE Hi, ST RA te 
好 ， 常 用 作 深度 分 析 。 

离子 强 麻 ionic strength HARPS 
7 表示， 其 定义 可 用 下 不 表示 


1 2 2 2 
Posted, tea be te) 


=F Eee i=l, on 
式 中 ， EE te, Az, aap au 分 别 
代表 洲 滚 中 各 种 离子 的 深度 和 其 所 带 


ion gas laser 离 j 


电子 能 谱 仪 中 产 ， 


GHW. HFRS RR 
屋 ， 因 此 成 为 研究 表面 及 表面 过 程 的 
AAR FE, 

离子 色谱 法 ion chromatography; 
IC 狭义 地 讲 ， 是 基于 离子 性 化 合 物 
与 国定 相 表 面 离子 性 功能 基 团 之 闽 的 
电荷 相互 作用 实现 离子 性 物质 分 离 和 
分 析 的 色谱 方法 ; 广义 地 讲 ， 是 基于 
被 测 物 的 可 离 解 性 (离子 性 ) 进行 分 
离 的 液 相 色 谱 方法 。1975 年 Small 发 
明 的 离子 色谱 是 以 低 交换 容量 离子 交 
RARE. AAAS ERS 
FUER APE A PER AE Dh SA ENA 9 
以 分 离 ， 并 成 功 地 用 电导 检测 器 连续 
测定 流出 物 的 电学 变化 。 但 随 着 色谱 


， 辐 定 相 和 检测 技术 的 发 展 ， 非 离子 交 


换 剂 固定 相 和 非 电导 检测 器 也 广 证 用 
于 离子 性 物质 的 分 离 分 析 。 根 据 分 离 
机 理 ， 离 子 色 谱 可 分 为 离子 交换 色 
谱 、 离 子 排斥 色谱 、 离 子 对 色谱 、 离 
子 抑制 色谱 和 人 金属 离子 配合 物色 谱 等 
几 种 分 离 模式 (FA) ESRF 
换 色谱 是 应 用 最 广泛 的 离子 色谱 方 


| 法 ,是 离子 色谱 日 常 分 析 工 作 的 主 


体 ， 通 常 要 采用 专门 的 离子 色谱 侈 进 
Ta. BARKERS FEAF 
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HE, tin. BA De. EA 
药 等 许多 领域 . 

WF Be ion chromatograph BF 
于 色谱 分 析 所 使 用 的 专门 仪器 .。 它 和 


一 般 的 液 相 包 诸 仪 的 基本 构造 和 工作 | 
原理 - 样 ， 最 基本 的 单元 组 件 也 是 高 : 


ERER. BER de, GREE. Heil 
FURR BE CG RIL. RAR 
BWLED. 此外， 还 可 根据 需要 


ACH AR Te PERK : 


装置 、 自 动 进 样 系统 ,流动 相 抑制 系 
统 、 柱 后 反应 系统 和 全 自动 控制 系统 
等 。 专 用 离子 色谱 仪 不 司 二 普通 液 相 
色谱 习 的 主要 之 处 是 使 用 常规 的 电导 


检测 器 作为 常规 检测 器 ; 所 用 的 分 离 | 


柱 不 是 液 相 色谱 所 用 的 吸附 型 或 分 配 
型 柱 ， 抽 是 以 离子 交换 剂 作 填料 的 分 
离 柱 ， 而 肯 柱 容 基 比 通 常 的 高 获 液 相 
BMH DEL. 另外 ， 在 离子 色谱 
中 ， 特 别 号 在 抑制 型 离子 色谱 中 ， 往 
往 用 强酸 性 或 强 碱 性 物质 作 流 动 相 ， 


ion beam 大量 离 子 的 集 
合体 。 在 表面 分 析 中 ， 常 利用 情 性 气 
RRA UA FR PE ARH 
BAR. REA) ALR it Be BE 
要 指标 。 

MFRS ion beam analysis 利 
用 离子 束 与 物质 的 相互 作用 来 获得 有 
关 材料 的 元 素 分 布 和 结构 分 析 方 法 的 
总称 。 通 常用 的 离子 束 分 析 方 法 有 1: 
次 级 离子 质谱 或 离子 探 针 ， 离 子 散 射 


Wf 《1SS)， 核 背 散 射 技术 CRBS) 及 : 


沟 道 和 有 阻塞 效应 ， 离 子 感应 脱 附 谱 


| (ISD) 和 质子 诱导 外线 荧光 谱 


(PIX) $. 这 些 分 析 方 法 的 共同 点 
是 : 先 用 一 定 的 方法 产生 一 束 具 有 -- 
定 能 量 和 上 内 包含 一 种 质量 数 的 离子 ， 
使 它 聚 焦 后 以 高 度 的 准 直 性 射 到 物体 
表 硬 ， 当 它 同 材 料 中 的 原子 相互 作用 
后 ， 可 以 产生 有 散射 的 离子 、 次 级 离 
子 、 原 子 或 X 射线 等 ， 用 质谱 或 能 谱 
分 析 这 些 离子 ， 就 可 获得 有 关 材 料 的 
组 成 和 结构 方面 的 信息 。 它 已 成 为 现 
民 分 析 技 术 中 一 种 极为 有 效 的 方法 。 

离子 探 针 显 微分 析 ion probe micro 
analysis MEH HMA. ER 
用 电子 光学 方法 把 捕 性 气体 等 初级 离 
子 加 速 并 诊 焦 成 细小 的 高 能 离子 束 ， 
Re Re KORA RR 
T. Somme. AT 
探 针 大 大 改善 了 表面 成 分 分 析 的 功 
能 - 在 分 析 深 度 、 采 样 质 量 、 检 测 灵 
敏 度 、 可 分 析 元 素 范 围 和 分 析 时 间 等 
方面 均 优 于 电子 探 针 ， 担 空间 分 辩 率 
不 够 理想 . 

AFR ionic mobility 单位 电场 
强度 下 离子 移动 的 速率 。 

离子 通道 ion chanel 指 那些 可 
调节 离子 通过 生物 膜 速度 的 膜 受 体 。 
主要 有 3 种 类 型 : (1) 为 递 质 活 化 通 


| 3H (transmitter-activated channel)， 如 


NARS PR. MARR, SARF 
(EA GABA 受 体 等 ; (2) 为 电压 门 控 
Mii (voltage-gated channel), ， 如 纳 离 


| 子 通 道 、 钙 离子 通道 和 氧 离 于 通道 


等 ; (3) ABSA, meas 
通道 、 机 械 信和 号 通道 等 ,离子 通 考 在 


| 神经 信息 传递 、 信 和 号 能 量 转换 、 肌 内 


收缩 偶 联 和 内 分 滋生 化 调控 等 多 功能 
中 发 挥 重要 作用 . 
商 子 通道 免疫 传感器 


switching immunosensor 


ionchannel 
是 一 种 基于 


仿生 腊 的 离子 通道 开关 的 超 灵 筑 的 免 ， 


疫 传 感 器 。 它 册 双 层 脂 膜 组 成 ， 下 半 
层 膜 通 过 硫 醇 团 定 在 金 电极 表面 ， 上 
半 层 膜 可 以 滑动 ， 上 半 层 膜 中 置 和 人 两 


TST PR FER BT, :; 


这 种 结构 在 膜 和 电极 间 形 成 了 -个 离 
子 容器 。 当 溶液 中 没有 敏感 物 存 在 
时 ， 在 外 加 电压 下 溶液 中 的 离子 大 量 
流 过 离子 通道 开关 而 导电 ， 当 溶液 中 
有 敏感 物 如 抗原 存在 时 ， 轴 抗体/ 抗 
原 的 特异 结合 而 拉动 上 层 膜 使 离子 通 


道 开关 关闭 ， 停 止 离子 流 过 膜 (以 每 | 


秘 几 百 万 离子 速率 )。 由 此 可 见 ， 仅 
靠 被 测 的 一 个 生物 分 子 的 识别 作用 就 
使 之 放大 到 可 调 量 的 电导 《或 电流 》 
信号 ， 因 此 它 是 非常 的 灵 获 《pmel) 
的 。 CMA 2 th ee, ME., 
Æ. DNA, 26%), Stik. BAM. ik 
LF EE, AL 
稳定 ,将 成 为 末 来 生物 膜 方面 研究 和 
”上 应 用 的 热点 。 
ATHEA 
model 离子 对 色谱 保留 机 理 的 一 种 理 
论 模型 。 该 模型 认为 在 非 极 性 固定 相 
和 极 性 流动 相 之 间 形 成 了 很 高 的 表面 
张力 。 流 动 相 的 有 机 组 分 ， 如 有 机 海 
Wl. RMA, SME, TTL 
小 表面 张力 ， 因 此 ， 固 定 相对 这 些 组 
分 具有 一 定 的 亲 和 方 。 离 子 对 试剂 中 
的 朴 水 性 反 离子 首先 吸附 到 非 极 性 畴 
定 相 表面 的 内 层 ， 与 反 离子 结合 的 离 


ion interaction 


子 和 样品 离子 分 布 在 固定 相 表 面 的 外 
屋 , 这 样 … 来 ,在 面 定 相 表面 就 形成 
了 所 亩 的 又 电 层 。 当 增加 流动 相 中 反 
离子 的 浓度 ， 由 于 流动 相 和 固定 相 之 
癌 存 在 动态 平衡 ， 所 以 ,吸附 到 固定 
相 表 面 的 离子 浓度 也 会 增加 ,样品 离 
子 穿 过 双 电 屋 的 移动 是 电场 作用 力 和 
Van-der-Waals JHJ AJAR. WR A 
反 电 荷 的 样品 离子 吸附 到 荷 电 的 固定 
相 表 面 ， 则 主要 是 因为 样品 离子 的 朴 
水 部 分 与 非 极 性 固定 相 表 面 之 间 的 库 
仑 力 和 处 于 次 要 地 位 的 吸附 作用 的 共 
间 页 献 。 将 -个 负电 荷 加 大 到 带 有 正 
FAA ERO AAR. SEF HC TA 
电 层 内 部 的 一 个 正 电荷 ， 为 了 重新 建 
立 电 荷 平衡 ， 就 会 有 另 一 个 反 离 子 吸 
附 到 固定 相 表 面 。 最 终 ， 吸附 在 固定 
相 表 面 的 是 带 有 相反 电荷 的 两 
种 离子 。 

离子 相互 作用 色谱 法 
tion chromatography; UC 又 称 离 子 对 
色谱 法 或 流动 相 离子 色谱 法 。 参 见 离 
子 对 色谱 法 条 。 

离子 选择 性 声效 应 回 体 管 
selective field-effect transistor; ISFET 
BES RR Pe 
tF, ERRTReRERA RESCH 
SOU? ae CEE PO ie, RE 
RE RFA at, Ah TROR 
膜 ， 并 引出 相应 的 电极 导线 。 已 发 表 
的 研究 有 Na’ ,kK*, Ag’, Bro, I, 
CN”, Cl”, Ca’ Al H* Smee ny dA 
体 管 。 利 用 现代 电子 技术 的 成 就 制备 
离子 或 分 子 敏 感 的 微型 探 针 ， 把 化 学 
敏感 烤 料 沉积 在 微小 硅 片 上 ， 其 至 阵 


ion interac- 


iot- 
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刑 数 个 敬 感 材料 ， 和 交大 器 结合 ， 做 


成 集成 电路 ， 成 为 全 固态 前 多 元 微型 


RH. APRA. ENE 


学 等 的 研究 ， 特 别 是 体内 测量 和 将 具有 


重要 意义 ， 
离子 选择 性 电极 


ion-selective elec- 


trodes XHAFERI, EMAR 


中 的 特定 离子 产生 选择 性 响应 的 -种 | 


电化 学 传感器 ， 其 电位 可 用 Nemst 方 


程式 表示 。fH] 用 于 测定 溶液 中 的 H?， 
Nat, K', Tai’, NHJ, Ag’, Bco, 
Civ, 1, ECNO, So, E, NOL, 
Ca’* , Ba't ， d+, Cu 等 离子 ， 特 
别 适 用 于 进行 连续 监测 和 过 程控 制 。 

MFA AM ion suppression 
chromatography; ISC 通过 控制 流动 
相 pH 值 ， 使 弱酸 性 或 弱 臧 性 溶质 的 
离 解 得 到 抑制， 以 未 岛 解 的 分 子 状 态 
在 疗 定 相 上 分 配 或 吸附 ， 从 而 达到 保 


留 与 分 离 竟 液 相 色谱 方法 。 其 分 离 机 


理 和 离子 对 色谱 法 相似 ， 也 是 将 洲 质 
离子 转变 成 中 性 的 、 其 有 一 定 踊 水 性 
的 分 子 状 态 。 离子 抑 制 色 谱 主 要 用 于 
ABR. BRAD. BTM 


谱 也 采用 通常 的 高 效 液 相 色谱 分 离 体 ; 


系 。 因 为 它 的 分 析 对 象 是 具有 一 定 离 


FEN RUB, SR. UAE: 


元 子 色 谱 法 中 也 所 及 该 方法 。 
ETKA ionic fluorescence 

spectrometry; IFS 一 种 通过 测量 元 察 

离子 获 气 在 辑 射 能 激发 下 所 发 射 的 高 


子 荧 光 强 度 进 行 元 素 定 量 分 析 的 仪器 ; 
分 析 方 法 。 它 是 原子 荧光 光谱 法 的 基 i 


AHR A, Fay A RE 
PAE. VAR EF WR 


子 化 器 时 ， 除 了 存在 中 性 原子 外 ， 还 
存在 大 量 的 离子 ， 当 采用 两 个 激光 器 


| 做 激发 光源 进行 两 步 激发 ， 用 第 一 个 


激光 将 离子 激发 到 某 一 能 级 ， 再 用 第 
一 个 激光 将 其 激发 到 更 高 的 能 级 ， 再 
去 活化 发 射 荧光 ， 这 样 可 得 到 双 共 振 
启 子 荣光 (double resonance jonie fluo- 
rescence), AUR TE ayia RL me 
的 选择 性 。 

MFI ion source ”质谱 分 析 中 实 
现 样品 离子 化 的 装置 。 由 电离 室 、 离 


| PRIMEA, KERAHE. È 
| 的 作用 是 使 被 分 析 物 电离 ， 形 成 分 子 


离子 或 碎片 离子 。 离 子 源 的 种 类 和 
多 ,主要 有 电子 电离 源 (El1)、 化 学 
EAR CCI). ABRAR (TI. BRR 
火花 源 “RFS)、 电 感 辆 合 等 离子 体 离 
子 源 【ICP) 、 场 致电 离 源 【FI) 、 场 
PR CFD). RASH 
(FAR), BOCA Bp CLD). 、 热 
We Se EAM (TS), ye oe ee BO 
(ESI) 等 。 

BFR ionophore 能 与 金属 离 
子 或 亲 水 性 有 机 离子 形成 稳定 的 络 合 
物 从 而 提高 其 在 有 析 溶 剂 中 的 洲 解 
性 , 或 具有 将 离子 通过 生物 膜 、 人 工 
液 膜 等 非 极 性 膜 进行 传输 的 有 机 化 合 
H. HR, KS RAT RT Ri, 
具有 抗 蓝 作 用 等 生理 活性 的 环 状 多 
ik, Sek (ik S AAG ARS 
环 状 化 合 物 ) 等 是 天 然 离子 载体 。 如 
抗生素 纺 氨 芍 素 是 一 种 36 HHH 
酚 酸 豚 ， 其 对 Nat 的 选择 性 比 天 :高 
10 4%. 

离子 中 和 说 ion neutralization spec- 
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troscopy; INS 一 种 通 计 测量 由 稀有 

UAB FEMA SORE | 
进行 分 析 的 仪器 分 析 方法 。 当 以 低能 : 
Ar' 等 ) 囊 击 样品 | 


离子 【例如 He’, 
it, REATHA RRSP, F 
是 月 可 能 发 生 类 似 俄 欢 过 程 的 一 种 白 


电离 过 程 ， 即 :有 一 个 价 轴 道上 的 申 


子 填充 到 He’ 春子 上 的 空 能 级 上 ， 另 
一 个 电子 则 被 电离 ， 所 得 的 终 态 离子 
TR Pa > iF aT, INS 可 以 给 出 国 
体 价 态 密度 的 信息 ， 与 UPS 可 做 对 


比 ， 用 于 固体 才 面 研究 ， 比 UPS 具有 


更 高 的 表面 灵敏 度 。 

里 沃 夫 平台 Lvov platform FA 
BP PLAS ARTAR- -种 石墨 盛 
REE. BER # (BVL vo) 
1978 年 提出 的 。 里 活 夫 平台 由 石墨 
HHE, AA Smm, H 4mm, 
A lem. WESE BEETLE 
下 方 ， 斌 样 由 进 样 孔 注 人 到 平台 


E. GRAPHER AAR, EE | 


BREH. HANERE ARE 
射 热 加 热 石 哑 平台 ,使 之 受热 升 
io APF ARN GTE EAH 
W. AETHER, SPEEA 
被 测 元 素 化 合 物 燕 发 、 分 解 温度 和 
垃 济 元 京 的 原子 化 温度 时 ， 管 内 气 
相 温度 已 高 于 该 温 麻 ， 并 基本 达到 
恒定 ， 被 测 元 素 化 合 物 由 平台 燕 发 
进 人 气相 ， 并 在 等 温 条 件 下 实现 原 
于 化 。 这 样 可 以 减少 以 致 避免 已 分 
解 的 分 子 再 重新 复合 和 凝聚 而 产生 
的 分 子 吸收 与 光 散 射 的 影响 ， 有 利 
THRRET. ABR AEG 
SOL MARE TRTE, KTR 


好 的 效果 。 如 右 图 。 
iB 


Fa 
FE it 43 BM theoretical resolution 
根据 瑞 利 准则 ， 恰 能 分 辩 是 指 相等 强 
魔 的 两 条 谱 线 -条 谱 线 的 衍射 最 大 强 
E (ERAK) 落 在 另 一 条 谱 线 的 第 


一 最 小 强度 上 。 理 论 分 辩 素 有- 总 


| RY, AA 是 根据 瑞 利 准则 怡 能 分 关 


的 两 条 谱 线 的 波长 差 ， A 是 两 条 谱 线 
的 平均 波长 。 理 论 分 办 率 与 棱镜 顶 
A. SRP, 

it SR MSE height equivalent iv 
a theoretical plate; HETP 又 称 理论 
SRA. SRE RR. Be, 
tL PRACT RAE, LL A 
表示 ,单位 是 mm, 理论 堪 板 高 度 与 


| 理论 增 板 数 一 样 可 用 来 表征 色 溢 柱 的 
| 效能 。h 越 修 ， 柱 效 越 高 , a= 七， 


式 中 ,了 为 色谱 杜 长 度 ; n 为 理论 
塔 板 数 。 

th = number of theoretical 
plates KRM HK. fi AY 
* 堵 板 理 论 ” 把 色谱 柱 描述 为 化 工 中 
常用 的 分 饮 塔 模式 ， 设 想 色 谱 柱 是 由 
许多 块 塔 板 组 成 ， 被 分 离 组 分 在 两 相 
曾 达 到 一 次 平衡 就 相当 于 一 块 理 论 塔 
板 ， 并 以 理论 塔 板 数 作 为 评价 色谱 杜 
效能 的 一 个 指标 ， 用 n 表示 ，n AR 
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大 ， 柱 效 越 高 。 Bide ig oan = 
| y) 或 nn =5.54(7) $h, 
ty 是 组 分 的 保 贸 时 间 ; VERRA 
度 ; W REEE, 


理想 的 非 极 化 电极 ideal nonpolar- 
ized electrode “到 称 去 极 化 电极。 是 


电流 通过 时 ， 电 极 电 势 不 随 电流 的 变 | 


化 而 变化 的 电极 。 一 个 具有 大 面积 素 
ERA TA BRE, TEE RE 
时 接近 于 理想 的 去 极 化 电 根 。 
BRAM ideal polarized 
electrode 通过 无 限 小 的 电流 ， 重 引 
起 电极 电势 发 生 很 大 变化 的 电极 。 
AA cubic system ”对 称 性 最 
高 的 晶 系 ， 晶 体 所 属 点 群 的 特征 对 称 
HE: RAP RVR 
Hue] y= RR, SA ia A aE 
SZ KR BAe =b=c, asf 
y=90°”,, TA a ei = PR 
于 量 胞 的 体 对 和 线 。 立 方 晶 系 有 三 种 
可 能 的 布 拉 维 格子 一 一 立方 简单 格 
TF. EAD OR SALADS. 
WHS Ww Littrow mounting 
Alle] --ER PLR SR EER, 
RRR. REHE 


凹面 反射 镇 上 ， 变 成 平行 光 投 射 到 光 
栅 上 ， 色 散 后 并行 单 色光 又 被 反射 到 : 


门 球面 反射 镜 上 ， 然 后 在 焦 平 面 上 聚 
焦 成 像 。 平面 反 射 镜 的 作用 是 使 出 射 


光线 转折 90° ， 使 两 狭 幼 的 机 械 位 置 | 


离开 一 些 。 在 这 种 装置 中 ， 所 用 波长 
的 人 射 角 等 于 或 接近 其 衍射 角 。 它 的 
ES NERA RE. MER. ik 
装置 多 用 于 单 色 仪 中 : 


aE ae BR Littow mounting M, 
Ata RRR ES. 

i FR aE 
bitumens 在 尺寸 为 4lmm x 20mm x 
0. 15mm 的 菏 钢 片 二 ， 涂 以 厚度 为 
0. 05g - em" AT aa TT, TERREA 


softening point af 


| IT- min SPE ASH PP, WERE 


HHA SR BF, UTT. 标准 测定 
方法 按 GB 4510—84 进行 ， 此 法 与 I 
80 相当 。 软 化 点 表示 低温 下 小 青 适 
应 变形 的 能 力 . 

TPA MAVRE SE © ductility of bitumens 
RAASHELECENZHMRE. & 
源 青 试 样 装 入 标准 模具 ， 在 断面 为 
lem’, 7 BEY 25% AE, MU Sem- 
min”' Be BE Ae te, SL Ret Ag 
长 度 ， 以 厘米 表示 。 标 准 测定 方法 按 
GB 4508—84, JKR: 5 ASTM DIL3 
#4. 

HAWS = asphaltum flume anal- 
ysis EDR FE EF HE Oe eA a Ae 
RPK, ORR ARBRE 
REPU SS FETE AD A, UE ATS 
Hie wee, THRE, FEE 
BM, FHF ACHR EEE 
准 溶 液 。 以 环 己 烷 作 吸 收 液 捕 集 到 的 
eT as UE HS BPR SP EEE 
150 ~ 300nm 范围 内 有 各自 的 特征 吸 
收 峰 ， 可 用 此 外 分 光 光 度 法 测定 。 两 
部 分 会 量 之 和 即 为 样品 中 沥青 烟 合 
量 。 当 采样 体积 为 500L ot, MER 
出 浓度 为 5 3mg. m`, EE 
5.3 ~700 mgm”, 

例 行 分 析 ”routing analysia M $ 
常规 分 析 。 指 一 般 化 验 室 日 常生 产 中 


460 li 求 粒 连 
的 分 析 。 

RARE membership 
we, (ORE ERREN, FK 


表示 组 成 模糊 集 的 元 素 x 属于 模糊 集 
AKRE., SARREN, 
隶属 西数 membership function 

MPRA RY, AR AS 
AVE, KHa, (2), ER 
组 成 模糊 集 的 元 素 x A TEMI A 的 
ER, 在 0.1) KAR. 在 客 
观 此 界 4， 许 和 多 事物 的 界线 是 模 精 
的 ， 如 “清河 与 污染 ”，“ 高 个 子 ”， 
“老年 人 ”等 。 以 “老年 人 ”来 说 ， 
多 大 年 龄 算 昆 老年 ， 没 月 严格 的 界 
线 ， 根 据 经 验 可 几 隶 属 函 数 来 描述 
如 于 


式 中 ,x B50 SU LAB, 4 
x = 55 uu, (55) =0.5,% = 60 ps, (60) = 
0.8.2 = 70,4, (70) =0. %4. 就 是 说 ， 
SSSR ARR BPA, 只 能 算 
PE", AAS 岁 的 人 属于 老年 人 
的 程度 《或 资格 ) 只 有 0.5; 60 岁 
和 2320 岁 的 人 ,属于 老年 人 的 程度 
(或 资格 ) 分 别 为 0.8 A 0.94, 
WIRE particle size effect X BY 
RR ICICI TP BY Pr E AY o 
SORA, SIGS ARR 
前 言 ， 样 品 的 紧密 程度 相同 时 ， 粒 度 
越 小 ， 荣 光谱 线 的 强度 就 越 高 ， 当 将 
度 相 同时 ， 样 总 被 压 得 越 紧密 ， 荧 光 
HER ATE a. TEAR PE 


: 中 ,由 于 存在 着 各 种 不 同 的 粒度 或 化 
隶属 函数 | 


学 组 成 的 颗粒 ， 影 响 荣 光谱 线 强 度 的 
因素 就 要 比 均匀 样品 复杂 得 多 。 

EFRO particle beam interface 
用 于 液 相 色谱 -质谱 {LC-MS) EA 
的 一 种 接口 RAER, E 
性 气体 混合 和 推 劲 下 ， 获 得 扇形 喷射 
HR RUB. SRA BD BE A 
TEER. E n A S A a 
E., TERR =, ARSE HE 
生 ， 部 分 洲 剂 和 被 分 析 物 的 粒子 进 人 
动量 分 离 器 ， 廊 剂 等 动量 小 的 分 子 被 
排放 出 去 动量 大 的 样品 粒子 束 被 导 
和 质谱 仪 ， 青 通过 电子 电离 【HI) 


| 或 化 学 电离 使 样品 离子 化 。 与 其 他 类 


型 的 LC-MS ROHE, ATREO 
的 最 大 优点 是 被 分 析 样 品 进 入 质谱 仪 
后 ， 可 用 电子 电离 的 方法 获得 经 典 的 
质谱 图 。 

连续 饱和 和 法 progressive saturation 
method 简称 PS 法 。PFT-NMR 测量 


T 的 一 种 方法 。 Bk MP A AS -7 


(变数 ) - -2 -采集 FID -ia( 257,). 
与 反 转 回 复 法 根 似 , 仅 将 第 一 个 脉冲 
改 为 了 脉冲 ,所 得 的 信号 均 为 正 值 。 
好 (7) 与 7 满足 

M.(7) =M (l-e), 


用 lnf TCT n > HE, ERE 
线 。 Hee -yo SARREREN 


法 条 - 
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continuous- 


ERRETA 


wave electron spin resonance; CW-ESR | 


传统 的 ESR HHRH A ERE T K 
旋 共 振 谱 仪 ， 即 在 固定 频率 的 微波 连 
RART. GAREN ESR 信号 
He Rew BR。 现 在 国际 上 主要 


使 用 的 仍然 是 CW-ESR 谱 仪 ， 但 近年 | 


来 ， 脉 冲 博 里 时 蛮 换 ESR 谱 仪 已 商 
部 化 ， 是 今后 的 发 展 方向 。 

连续 波 NMA 谱 仪 。 econtinuous 
waye mode NMR spectrometer 采取 连 
i hy AK NMR 谱 信 息 的 仪器 。 
分 为 两 种 方式 扫 频 和 扫 场 。 扫 频 的 
NMR 谱 仪 是 出 定 外 加 静 磁 场 的 场 强 ， 
在 顺 次 连续 改变 射频 波 的 发 射频 率 的 
同时 ， 记 录 NMR 谱 图 。 此 时 说 图 的 
左 端 出 现 的 共 据 峰 的 频率 较 右 端的 为 
高 ， 因 此 篇 左 端的 区 域 称 为 高 频 区 ， 
而 右 端 区 域 称 为 低频 区 。 扫 场 的 
NMR 谱 仪 是 固定 射频 发 射 场 的 频率 ， 
次 依次 连续 改变 磁场 强度 的 同时 记录 
NMR 谱 图 。 此 时 谱 图 的 左 映 出 现 的 
共振 峰 的 场 强 低 于 右 端 的 ， 困 此 恼 左 
端的 区 域 称 为 低 场 底 而 右 旺 区 域 称 为 
MBX. ATH NMR 谱 图 中 
的 化 学 位 移 较 大 的 左 端 区 称 为 高 频 区 
或 低 场 区 ， 而 化 学 位 移 较 小 的 右 端 区 


称 为 低频 区 或 高 场 区 。 连 续 波 扫 拱 方 


A NMR iT FPR, CBee 
淘汰 。 

连续 多 路 自动 分 析 器 sequential 
multiple autoanalyzers; SMA 一 种 可 
连续 同时 测定 样品 中 客 种 组 分 的 自动 
分 析 仪 器 。 例 如 ， 较 早 的 8 道 自动 分 
析 器 可 以 同时 测定 样品 中 Na* 、K* 、 


Cl, CO) AREA. GHA, 
尿素 及 葡萄 糖 ， 每 小 时 可 分 析 20 个 
样品 。 稍 后 由 计算 机 控制 的 20 通道 
自动 分 析 器 可 同时 测定 样品 中 20 个 


| 组 分 ， 每 小 时 可 分 析 150 个 样品 。 这 


类 自动 分 析 仪器 及 其 微型 化 是 分 析 仪 
器 发 展 的 方向 。 
连续 光谱 


continuous spechum € 


| 是 由 炽热 的 固体 和 液体 、 高 压气 体 、 


电子 离子 复合 或 激发 表 分 于 解 离 等 发 
射 或 吸收 的 在 一 定 波长 范围 内 的 连续 
He. ESC A RAR 
谱 带 。 

连续 光源 背 量 校正 法 
source method for background correction 


continuous 


| AER BR EP RHR, Æ 
| 1965 年 由 S. R. Koirtyohann 提出 来 的 。 


该 法 的 基础 是 : 原子 吸收 线 宽度 相 
对 于 光谱 通 带宽 是 很 小 的 ， 在 光谱 
通 带 内 ， 连 续 光 源 在 分 析 线 波长 被 
分 析 下 子 所 吸收 的 光 强 ， 相 对 于 总 


| 入 射 光 强 来 说 可 以 忽略 不 计 。 先 用 


锐 线 光 洲 测量 分 析 线 的 原子 吸收 和 
背景 吸收 的 总 吸光 度 ，、 再 用 连续 光 
源 CRE Sh BR ASAT BRS IT TIL 
RRIT 在 分 析 线 处 测量 背景 吸 
WC EA RE BE, PROUT AY ee BE AY 
Wi BD {5 Bj Sa Da FR a He BE dE 


| 优点 是 在 此 外 区 对 咀 光 度 小 于 1 的 


非 结构 背景 校正 效果 较 好 ， 仪 器 结 
构 简 单 ， 价 格 便 宜 。 PEZEN 
ST Re SESS, ERREN EaR 
制 ， 也 不 能 校正 结构 背景 。 且 由 于 
区 景 空间 分 布 的 不 均匀 人 竹 、 使 得 在 


| 光谱 通 带 内 测 得 的 平均 背景 与 分 析 


REGMRRARAER, HTE 


景 的 时 了 间 分 布 的 不 均匀 性 ,使 得 前 | 


后 两 次 测 得 的 背景 值 有 差异 ， 且 由 
于 空心 阳极 灯 旦 阴极 误 射 放电 灯 ， 


而 气 灯 是 气体 放电 灯 ， 两 光源 放电 | 


fe. RE Get or ip A BEA A irl, 
调整 光路 平衡 困难 .影响 背景 校正 
AR., 上述 各 内 素 将 导致 背景 校正 


HERTE.. 
连续 流动 分 析 continuous flow 
analysis; CFA HET AI {Skeggs} 


T 1957 年 建生 的 连续 流动 自动 分 | 


析 系 统 ， 是 指 在 液 流 中 木 间断 地 测 
量 待 测 物 浓 度 变 化 的 过 程 。 即 -- 系 
列 试 样 格 继 通过 分 析 仪 的 同 … 通 
道 ， 在 事先 选 定 的 点 加 人 试剂 ， 在 
试 样 流 向 流 遂 池 的 过 程 中 进行 混合 
ABR, FRIARS, EA EI 
MERIC RMA S. ee 


化 学 发 光 测 量 。 
ERRIRE TFE ERO 
uous-flow fast atom bombardment inter- 
face 用 于 质谱 仪 的 小 流量 直接 连接 
装置 。 其 工作 原理 与 快 原子 秘 击 相 
则 ， 只 是 在 进 伴 接 口上 在 所 不 同 。 用 
RP slit. 样品 和 基质 混 
E., HEPES Be, HRAT 
击 样品 ; ER MOK BHO 
(CFFAB) 的 进 样 口 是 … 段 毛细 管 ， 
毛细 管 的 出 口 处 楼 一 个 网 状 金属 片 ， 
EAE PEM PURSE 
溢出 时 ， 均 义 扩 散 成 液 膜 ， 快 原子 束 
打 在 液 膜 上 ， 流 发 出 离子 。 金 局 片 周 
围 有 一 层 滤纸 ， 用 来 吸收 木 断 溢出 的 
SECA A. LA BE HS 
KAREP HAE Se AT PE OE 


contin- 


i 4. CFFAB 可 以 和 低 流 速 ( <Spl- 


试 样 间 的 交合 ,采取 了 引信 空气 泡 | 


间隔 的 办 法 。CEA 技术 不 仅 能 完成 | 


HERR., MR. mA. HRA A 
试剂 等 操作 ， 还 可 进行 在 线 活 析 、 
wet. TERE S45} ME. CFA 
技术 已 有 40 PEMA, BT 
许多 实用 的 分 析 方 法 .并 在 实 跟 中 
ARRAS. Alc, iS 
用 领域 中 CFA 仍 很 有 生命 力 。 
SRR Mee eM 
ous flow chemiluminescence measure- 
ment 分 析 物 与 反应 试剂 在 检测 前 以 
稳 态 的 连续 流动 混合 方式 进行 混合 并 
用 发 光 检 测 器 进行 测量 ， 与 此 对 应 的 
是 利用 静止 池 式 的 液 相 北 学 发 光 检 测 
占 对 化 学 发 光 进 行 测量 ， 即 所 谓 静 态 


continu- 


min`) 微 柱 液 相 色谱 联 用 ， 分 析 一 
些 高 极 性 、 易 分 解 的 化 合 物 。 

RRA RH continuous 
flow scintillation counter 是 一 种 液体 
闪烁 记 数 器 。 可 用 来 连续 监测 含有 放 
射 活 性 物质 的 专用 仪器 。 

连续 式 分 析 器 continuous analyz- 
ers 一 种 连续 流动 式 单 道 自动 分 析 
aio Hh A ee A. He 
条、 混合 螺旋 管 、 透 析 器 及 可 适 于 流 
体检 验 的 检测 器 所 组 成 ， 可 连续 测定 
不 同 试 样 中 相同 的 茶 种 组 分 ， 改 变 所 
用 试剂 ， 即 可 改变 调试 对 象 。 可 分 别 
ATS Rak PRL A 
化 物 的 测定 以 及 临床 项 目 MRA) 
的 检验 。 
连续 X 射线 光谱 


continuous X-ray 
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spectrum X HAA E, 强度 随 波 
长 连续 变化 的 部 分 ， 又 称 普 通 光谱 、 
AHR. EERE. E 
射线 管 中 ， 当 高 速 运 动 的 电子 撞击 
作为 阳极 的 靶 材 表面 时 ， 因 电子 的 运 
动 罕 热 受到 制止 使 其 庄 峡 的 电磁 场 
发 生 急 剧变 化 ， 从 市 产生 了 电磁波 。 出 
于 大 批 电 子 射 到 阳极 二 的 时 间 和 条 件 
不 尽 相 同 ， 每 个 电子 减速 的 程度 并 不 
一 致 ， 其 动能 转化 为 光 能 的 效率 也 不 


一 样 ， 所 以 产生 的 X 射线 具有 各 种 
不 同 的 波长 。 雌 中 波长 最 短 的 XX 射 ， 


线 是 由 那些 在 -次 碰撞 中 速 六 就 降 为 
零 的 电子 所 产生 的 。 
连续 自动 监测 技术 
matic monitoring technology 和 连续 自 
动 监测 包括 两 方面 内 容 : 一 是 实验 
室 几 的 自动 分 析 ， 指 自动 进 样 、 样 
前 处 理 、 分 析 、 数 据 显示 ，、 或 将 分 
析 仪 器 直接 连接 到 电子 计算 机 上 进 
行程 序 控 制 ， 从 而 使 整 批 样品 分 析 
过 程 自动 化 ， 即 单机 自动 化 ; 另 一 
是 现场 建立 监测 装置 自动 化 的 网 
SH, BUR TS Bea HE Be AD BEA. BE OK 
或 生产 中 的 特定 目标 成 分 ， 以 及 大 
气 和 种 种 水 址 被 沪 染 的 情况 进行 连 
续 自动 采样 、 测 定 、 心 输 和 数据 处 
理 的 实时 监测 体系 。 借 助 电子 计算 


continues auto- 


机 与 分 析 仪 器 联 用 ， 控 制 整个 分 析 | 


程序 。 并 将 动力 标准 图 谱 信 息 和 标 
准 物 质 的 分 析 数 据 储 存在 计算 机 
内 ， 当 输入 复杂 的 未 知 试 样 的 分 析 
数据 时 ， 就 可 以 通过 计算 机 快速 、 
准确 地 得 到 定性 和 定量 的 分 析 结 
扶 。 这 种 对 测定 对 象 进行 连续 的 长 


有 时间 自动 的 监测 对 于 环境 分 析 上 监测 
具有 十 分 重要 的 意义 。 连 续 自 动 监 
MIZE AR MS} AT ALK TS EE A 
BA aE m0 

联动 扫描 ”linked scan 在 具有 两 
Pi EST ae eA, HE — 
定 方式 同时 扫描 电场 (E) 和 磁场 
8) 检测 亚 稳 离子 的 相关 特定 离子 
的 方法 。 证 要 的 扫 措 方式 有 以 下 几 
种 - (1) B/E 比值 固定 : 由 特定 的 
CHES BRT) RT RTH 
检测 方法 ， 亦 称 为 子 离子 ; (2) 
EVERE: 与 BE 联动 扫描 方 
AA, 了 是 离子 加 速 电压 ， (3) 


| PELARE: 检测 生成 特定 子 高 
子 的 所 有 先驱 离子 (. 母 离子 ) 的 方 


法 ,， 亦 称 母 离子 打 描 { precursor ion 
scan); (4) B [L~ (E/E,)]I/E 
比值 固定 : 检测 丢失 特定 中 性 基 团 的 
TE. DPA PRR BA, 
联 用 技术 combined technologiea 
联 用 技术 是 目前 分 析 化 学 的 热点 。 在 
环境 分 析 中 ， 息 于 样品 的 复杂 性 ， 调 
定 难 度 大 ， 对 信息 的 要 求 又 高 ， 用 一 
种 仪 部 的 单项 技术 有 时 很 难 解 决 实际 
问题 . 车 将 两 种 方法 和 【或 仪器 
联 用 ， 就 可 以 发 挥 两 者 的 特长 。 目 前 
主要 是 将 高 效 分 离 的 色谱 技术 和 高 灵 
敏 的 检 调 技术 联 用 以 融 少 预 处 理 ， 进 
行 多 种 成 分 的 后 时 分 析 。 取 长 社 短 地 
解决 灵敏 度 和 选择 性 问题 ， 并 可 大 大 
节约 时 间 。 如 GC/MS 色谱 与 质谱 联 
用 技术 ， 在 环境 有 机 和 分析 中 成 功 应 用 
的 经 验 已 为 分 析 人 员 所 熟知 。 三 联 、 
如 联 技术 的 应 用 是 环境 分 析 及 环境 分 
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析 仪 器 发 展 的 新 动向 。 

联 用 质谱 法 combined mass spec- 
trometry 将 气相 色谱 或 液 相 色谱 等 
与 质谱 仪 连接 起 来 作为 分 析 装 置 的 质 


BORE. Wi. WHE RR | 


用 (GC-MS)、 液 相 色 谱 / 质 谱 联 用 
(ELC-MS)、 毛 细 管 电泳 < 质谱 联 用 
(CE-MS) 等 ,在 联 用 质谱 法 中 ， 利 
用 气相 色谱 、 滚 相 色 谱 、 毛 细 管 电泳 
的 高 分 离 特性 ， 将 被 分 析 物 分 开 ， 再 
进入 质谱 仪 进行 检测 。 

良好 农业 措施 good agricultural 
practice; GAP 良好 农业 措施 CGAP) 
是 国际 上 的 … 种 通称 ， 也 可 称 之 为 合 
理 安全 使 用 农药 规范 。 由 国家 行政 部 
门 在 农业 生产 各 环节 中 ， 在 保证 使 用 
农药 有 效 防 治 病 虫 害 的 前 手下 ， 根 据 
实际 使 用 条 件 ， 使 农产品 中 农药 的 残 
SRE |, MRS EI 
AAO RS BE, MEP AEE 
和 减少 环境 污染 、 所 制定 的 合理 使 用 
农药 的 标准 或 规范 条 例 ， 对 各 种 农药 
及 其 剂型 的 使 用 剂量 、 浓 度 、 次 数 、 
方法 、 防 治 病 虫 害 类 别 、 使 用 时 作物 
生长 期 、 收 获 前 安全 间 陋 期 都 艇 出 明 
文 规定 。 

粮食 成 分 分 析 foodstuff component 
analysis 粮食 成 分 分 析 包 括 水 分 、 
粗 和 蛋白 、 租 脂肪 、 总 糖 、 非 还 原 糖 、 
还 原 糖 、 淀 粉 含量 HAA 
测定 等 。 粮 食 成 分 分 析 可 以 用 化 学 分 
析 法 ， 目 前 常用 近 红 外 光谱 方法 。 
粮食 中 水 分 测定 determination of 
water in foodstuff 水 以 游离 水 (或 自 
Hk) MASK (ROK) 两 种 


形态 存在 。 游 离 水 加 热 易于 分 离 ， 可 
根据 加 热 于 燥 后 剩余 物质 量 或 蒸发 的 
Ame, THRO HARK; 而 结 
合 水 不 容易 分 离 ， 结 合 水 的 测量 可 用 
卡尔 ' 费 休 法 。 由 于 通常 样品 中 水 的 
含量 范围 很 宽 ， 常 量 水 分 的 测定 方法 
有 : 1050 恒 和 章法 、 定 远 定 时 法 
C130 ，40 HAE), REAME 
(160 , 20 分 钟 法 ) . REET 
低 会 量 水 分 的 测量 多 采用 仪器 分 析 方 
法 ， 如 卡尔 ' 费 休 仪 法 、 电 测 法 、 中 
红外 光谱 法 、 近 红外 光谱 法 、 气 相 色 


| 谱 法 和 核磁 共振 法 等 。 此 外 ， 还 有 微 


波 法 和 化 学 干燥 法 。 

粮油 卫生 检验 sanitation inspection 
of foodstuffs and oils 属于 食品 卫生 
MSA — 38S}, KAKER a 
EHE, RERI., MMA 
毒物 质 是 指 粮 酒 在 生产 、 管 理 、 贮 存 
AA Ee PEA RRA CHL 
kaw. eo. BABALU 
RARE ABER HA BAe pee 
ERRER B, 等 。 这 些 物 质 残 留 容 
Sa AL EPE. HT RERRE 
全 ， 必 人 须 对 粮油 进行 卫生 检验 ， 龙 其 
是 用 杀 虫 剂 乱 燕 后 的 粮油 ， 只 有 通过 
检验 才能 判断 有 毒 无 奏 ， 是 否 超 过 允 
许 标准 。 

两 性 电解 质 ”ampholytes 分 子 中 


癌 时 含有 正 电荷 和 负电 荷 离子 的 电解 
质 。 参 见 两 性 物质 条 。 
两 性 离子 zwitter-ion HAW 


环境 (PH 值 ) 的 变化 ， 既 可 以 阴 离 
TRAE. “TURP 
的 离子 性 化 合 物 。 如 氨基 酸 就 是 一 类 
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两 性 离 于 ， 它 们 在 碱 性 溶液 中 为 阴 离 
T. EREE RUPIA RE T. 

Ps Mt AR FE RAL zwitterion ex- 
changer 色谱 填料 的 基质 表面 同时 
接 人 了 阴离子 和 阳离子 变换 基 团 ， 


Rae AW Wea Fp A SR ， 


fea] st 3 a BH PS BB FB Se 


基 的 离 了 交换 剂 。 这 类 离子 交换 剂 ， 
i 散射 表面 被 照明 时 ， 从 各 方向 观测 时 


| 亮度 才 相 同 ， 这 类 物体 被 称 为 余弦 辐 


与 电解 质 接 触 可 形成 内 盐 ， 用 水 淋 
洗 又 很 容易 瑞生， 可 用 于 阴阳 离子 
BIERS A 

两 性 溶剂 amphoteric solvents BẸ 
能 接受 质子 ， 也 能 给 出 质子 的 溶剂 。 
在 两 性 淤 剂 中 ， 水 、 乙 醇 等 给 出 和 接 
受 质 子 的 能 力 基 本 相同 ， 称 为 均等 两 


EAN., WA. AA BAR EE 
| 为 单位 时 ， 其 数值 为 100。 


质子 的 能 力 占 优势 , 称 为 亲 质 子 
(HERTE WF: TE, LRA 
RPAH A hR. Ry E 
(或 酸性 】 FAI. 

两 性 物质 amphoteric substances 
REM MT THC, PARR 
PAE. ATER BADD PET 
质子 的 物质 。 例 如 HCO! ， 既 能 给 出 
APE RE vw CO:”， 表 更 为 
酸 ; REST Ee REM 
HCO, R M 为 Pe HPOJ, 
HPO; , H,O, H, N—CH,—COOH 等 
都 是 两 性 物质 。 

SEME brightness 对 一 定 扩 寸 的 光 
源 ， 光 源 表 面 土 的 单位 面积 在 与 其 法 
RAMS AM Bie ee 
MAE, RYE, PE 
光源 发 光明 亮 程度 的 指标 ， 其 表 


达 式 是 
-JE 


B= 7 
{ dSeosz 。 J 
AF, dF 是 发 光 面 元 dS 在 确定 方向 


| 上 的 发 光 强 度 ; df2 是 立体 角 ; i 为 观 


测 光 源 时 与 光源 表面 法 线 所 基 的 角 
度 ， 这 说 明光 源 的 亮度 与 观测 方向 有 
美 。 只 有 相当 粗粮 的 表面 发 光 、 或 强 


射 体 。 

量 的 数值 numerical value of a 
quantity 量 值 中 的 数字 部 分 。 当 采 
用 不 同 的 单位 时 ， 同 一 莉 可 以 具有 不 
同 的 数值 。lm 的 距离 。 当 采用 m 为 
单位 ,该 基 的 数值 为 1!， 调 当 采 用 em 


量 热 校正 calorimetric correction 
通过 已 知 材 料 的 相 变 热 炊 值 对 差 示 
扫描 量 热 仪 (DSC) 进行 量 热 的 校 
核 。 昌 前 推荐 作为 量 热 校正 的 标准 
MRA TILA, MH. BL wR, 
. 2. Rik, ARAN 
等 。 标 准 物 质 必须 是 高 纯 的 。 在 贡 
热 的 校正 中 选择 合适 的 校正 材料 极 
为 重要 。 

MHA value of quantity 由 数值 与 
计量 单位 的 乘积 表示 的 特定 量 的 大 
小 。 同 一 量 因 采用 单位 本 同 而 得 到 不 
局 的 量 值 。ikg MH, RAT ge 为 童 
ft, ETH 1000g 8 10°g; 采用 mg 
为 单位 时 ， 表示 为 1000000mg 或 
10mg, 量 值 本 身 的 大 小 并 未 变 履 ， 
因此 ， 呈 值 大 小 与 量 值 的 概念 是 有 区 
HA. RAT BER. TU 
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或 负 值 。 裂解 气相 色谱 法 pyrolysis gas 
EE% dissemination of the val- chromatography; PGC 又 称 热 解 气 


ue of a quantity 通过 对 计量 器 具 的 
检定 或 校准 ， 将 国家 基准 所 复 现 的 让 


量 单 位 量 值 通过 和 种 等 级 的 计 基 标准 


传递 到 工作 计 局 器 具 。 以 保证 用 工作 
计量 器 具 所 测量 的 被 测 对 象 量 值 的 准 


确 一 和 化， 能 够 湖 洲 到 国际 或 国家 计量 


基准 ， 使 不同 单位 对 同一 量 的 测量 值 
具有 可 比 性 。 标准 物质 的 质量 传递 系 
统 如 下 图 所 未、 


an 


ELANET E 


ELHA ha HH 


F-K ruthenium-dipyr- 
idine complex #/-RULSEA GH AA 
独特 的 化 学 稳定 性 、 氧 化 还 原 性 ， 激 
发 态 反应 性 、 发 光 性 及 长 的 汶 发 寿命 
等 特性 ， 因 而 备 受 关注 。 许 多 研究 工 
作者 以 其 作为 光 发 射 敏 化 剂 和 光 极 收 


ACH, FTE RAS LT | 
这 些 性 质 ， 主 要 是 由 其 分 子 结构 所 决 | 


定 的 。 


相 色 谱 法 。 和 裂解 气相 色 诺 法 多 用 于 分 
于 量 大 、 难 挥发 物质 的 分 析 。 方 法 原 
理 是 ， 当 样 品 在 严格 控制 的 操作 条 件 
F 还 速 加 热 时 ， 它 遵循 一 定 的 规律 裂 
解 ， 得 到 可 挥发 的 小 分 子 产物 ， 然 后 
进入 色谱 柱 和 检测 器 进行 分 离 、 检 测 
和 记录 谱 图 。 每 种 物质 的 裂解 色谱 图 
都 县 有 各 自 的 特征 性 ， 称 为 指纹 裂解 
谱 图 。 由 于 裂解 产物 的 组 成 和 相对 含 
BSR HAA ARRAY 
对 应 关系 ， 因 此 ， 指 纹 裂 解 谱 图 可 作 


为 定性 分 析 的 依据 。 


MAR clinical chemistry 在 第 


一 次 出 办 大 战 后 ，20 世纪 50 年代 开 


始 较 广泛 地 使 用 ， 其 研究 内 容 满 盖 : 
人 体 在 健康 与 疾病 时 的 化 学 组 分 的 变 
化 ， 包 括 自 液 及 尿 中 重 白质 、 糖 及 天 
机 物 等 ; 生物 化 学 反应 中 的 物理 化 学 
RUE, UR SPAR AS Fete date at 


| 过程 中 各 种 物质 会 量 及 其 动态 变化 检 
调 所 要 求 的 分 析 方 法 学 ; 自动 化 、 微 


量 、 快 速 简 便 方 法 与 仪器 ， 对 临床 实 
验 室 化 学 结果 的 数据 分 析 统 计 与 处 
理 、 实 验 室 的 质 景 控制 与 质量 保证 制 


| 度 的 建立 等 。 


MARS ih clinical biochemis- 
wy 是 化 学 、 生 物化 学 与 临床 医学 
相 结合 的 -- 门 边缘 性 的 应 用 学 科 。 它 
以 化 学 、 生 物化 党 与 临床 区 学 为 基 
础 ， 研 究 人 体 在 健康 和 不 同 疾病 阶段 
上 器官、 组 织 、 体 液 中 的 化 学 组 分 ， 含 
量 以 及 进行 着 的 生物 化 学 过 程 及 其 变 
化 规律 ， 有 时 也 涉及 药物 对 这 些 过 程 
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RSM, ARARA. AREE ， 


er ahi. MOAM ED E 
Beg BABE HUE. 

临床 微生物 学 
e TRC REDS. REETA 
生物 学 的 范畴 肉 ， 与 临床 医学 密切 结 
合 , 侧重 研究 感染 性 疾病 快速 、 准 确 
HIRE Her RG ATA, E 
床 诊断 提供 依据 ， 并 指导 进一步 合理 
用 药 和 防止 感染 继续 扩散 的 学 科 。 

临界 胶 束 浓度 critica micelle con- 
centration ”表面 活性 剂 分 子 在 低 浓 度 
有 时， 以 分 子 形 态 分 散在 水 溶液 中 。 当 
浓度 超过 某 一 最 小 值 时 ， 分 子弹 合 形 
成 胶 束 。 表 面 活 性 剂 分 子 开始 桶 集 形 
成 蓝 东 时 的 浓度 ,成 为 临界 孩 
FREE 

TF critical value 
58 AA ae A ES REIT A OH, 
而 确立 的 接受 域 或 拓 绝 域 的 界限 值 。 
若 由 样本 数据 计算 的 检验 统计 量 值 天 
于 临界 值 而 落 厅 拒绝 区 域内 ， 表 明 原 


政 盾 ,应 拒绝 厌 假 设 所 ,接受 备 择 
BE H; FHSAA HER 
计 臣 值 小 于 临界 值 而 落 入 接受 域内 ， 
REREH M 与 现 有 的 实验 数据 没 


有 显著 性 矛盾 ， 没 有 理由 拒绝 原 假 设 


H, MAL, WR RE Ayo 
淋 洗 剂 ”eluent 在 离子 色谱 分 析 
所 用 流动 相 淤 该 中 ， 能 提供 与 洲 质 离 
子 在 离子 交换 拉 置 进行 离子 交换 竟 争 
反应 的 淋 洗 山子 的 物质 。 如 阴离子 交 
换 色 谱 分 析 中 常用 NaHCO, 水 溶液 作 
MSA, NaHCO, REWA. SE 


在 统计 检 | 


淋 洗 离子 条 。 


淋 洗 离子 在 离子 色谱 


eluent ion 


| 流动 相 中 ， 与 溶质 离子 在 离子 交换 位 
| 置 相互 竞争 ， 将 溶质 离子 从 固定 相 洗 


clinical microbiolo- : 


| 脱出 来 的 那 种 离子 。 如 NaHCO, 作为 


阴离子 交换 色谱 分 析 的 淋 洗 剂 时 ， 它 
所 提供 的 阴离子 HCO; 就 是 淋 
HET. 

麻 洗 色谱 法 elution chromatogra- 


， phy 又 称 冲洗 法 或 洗 所 法 。 是 指 将 


样品 加 于 柱 的 … 端 ,流动 相 连续 通过 
色谱 固定 相 ， 使 洲 质 按 保 留 从 弱 到 强 
前 顺序 依次 从 固定 相 上 洗 腊 出 来 的 方 
法 。 绝 天 多 数 色 谱 分 析 采 用 的 是 
淋 洗 法 。 

We phosphorescence WAER 
的 一 种 。 磷 光 寿 命 长 常常 可 以 用 岗 
眼 观察 到 。 无 机 半导体 可 以 发 太 光 ， 
是 册 于 受 激 电 子 一 旦 被 发 光 中 心 的 准 
稳定 激发 态 捕获 后 通过 热 活 化 跃迁 进 
行 发 光 。 这 类 发 光 的 特点 是 ， 荧 光 与 


， 磷 光 共 有 相同 的 光谱 ， 寿 命 大 致 可 从 
假设 不 与 现 有 的 实验 数据 有 显著 性 | 


10 "1s 到 24h, ZnS, CaS SRE 
HARRIE. HIEM 
的 磅 光 是 从 激发 三 线 态 回 到 基态 的 禁 
阻 暑 迁 所 产生 的 发 光 ， 有 机 化 合 物 的 
歼 光 光谱 与 荧光 光谱 不 同 ，-- 般 出 现 
在 更 长 波长 处 ， 寿 伍 大 致 为 10-3 ~ 
10s。 分 子 中 含有 原子 序数 较 大 的 原 
子 时 ， 由 于 自 旋 -轨道 偶合 使 产生 袍 


| JERS BRILL ARIA, Frey UARA 


10-°s 以 下 的 磷 光 。 

BEEN at eS Phosphorus printing $ 
7A PRADA — PA PE. H 50g 硫 
AGA, 1e TARA BP AI 50m 的 
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水 溶液 腐蚀 试 样 ， 然 后 将 未 定 影 的 省 
岂 银 相 纸 证 透 1 名 盐酸 水 溶液 ， 贴 在 
AHEHE 10min， 即 可 在 相 纸 上 看 出 
TR OL. 

REE sensitivity 被 测 组 分 的 
重 或 浓度 改变 一 个 单位 时 分 析 信 号 
的 变化 基 。 在 仪器 分 析 中 ， 分析 灵 
ae BE He EK he a BS 
REKATA. A RERE 
i, AP bec. mia eR 


分析 方法 的 检 出 能 力 不 一 定 会 改善 | 


和 提高 。 由 于 灵敏 度 未 能 考虑 到 测 
BRP He, Aik, MAE AH 
灵敏 度 来 表征 分 析 方 法 的 最 大 检 出 
能 力 ， 而 推荐 用 检 出 限 来 表 儿 分析 
方法 的 最 大 检 出 能 力 。 

RMR sensitivity index 即 
SR Bh RE S( Sandell sensitivity ) 。 
以 吸光 度 为 0.001 时 的 pe + om? 
ER St He 2 EO — 
法 。 Ae ME: 在 一 个 截面 积 为 
iem 的 被 柱 中 ， 可 产生 0.001 吸光 
度 的 有 冯 物 质 的 微克 数 。5 数值 越 
小 ， 该 法 的 灵敏 度 越 高 。 

MBE sensitive line ”是 指 当 试 
样 中 蘑 元 窒 的 含量 很 少时 即 可 出 现 的 
一 些 谱 线 ， 它 们 是 各 种 元 京 谱 线 中 最 
容易 激发 或 激发 电位 较 低 的 详 线 。 当 
ZAR, HRSA. RH 
条 或 凡 条 最 后 消失 的 谱 线 称 为 最 后 
线 。 因 而 一 个 元 素 的 最 后 线 就 是 它 的 
RR wey. 

Fast WH zero field splitting 对 
于 三 重 以 上 自 旋 多 重 态 的 分 子 或 离 


子 ， 由 于 存在 着 自 旋 癌 的 相互 作用 ， 
册 使 在 无 外 磁场 的 情 吏 下 ， 自 旋 多 重 
态 能 级 的 简 并 也 会 被 解除 ， 这 就 是 零 
场 分 型 。 对 于 有 机 三 重 态 分 子 来 说 引 
起 零 场 分 型 的 原因 是 电子 自 旋 间 的 偶 
极 - 侦 极 相互 作用 ， 而 对 于 过 渡 金 属 
离子 的 零 场 分 裂 来 说 主要 苦于 自 旋 - 
轨道 相互 作用 ,但 地 可 能 两 种 作 
用 都 有 。 

零 场 分 裂 参 数 cero field splitting 
parameter 0 i E -AERA A 
WHER RE BRR xyz 中 的 零 
FIRE D AT RH- FE BRA 
标 系 XYZ 使 其 对 角 化 。 如 对 于 三 重 
态 体 系 即 可 转化 为 

Dy 0 0 
o-| 0 Dy 0 | 
0 0 Da 
因 Da + Dy + Dz, = 0, MIA 
CBU EAA) 可 以 用 两 个 独立 的 常数 五 
F ER RIA 


_ lprg 


Dyr = 3 

Dy, =--D-~E 
rF 3 

Dy =p 


3 
7 
或 E=$ (Dy -Dw). D = FD 


通常 是 以 Ds 表示 D 中 主 值 的 最 大 
者 ,以 Du 表示 主 值 的 最 小 者 。 主 值 
BD, EE 值 一 般 可 从 ESR 谱 中 读 出 ， 
被 称 为 零 场 分 烈 参 数 。 

MAAK MM zero field splitting 
tensor 对 于 含有 两 个 及 两 个 以 上 的 
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未 偶 电 子 体系 ， 会 产生 零 场 分 烈 。 无 
论 零 场 分 裂 的 起 因 是 电子 自 旋 偶 极 - 
偶 极 相 立 作用 ， 还 是 自 旅 -轨道 相互 
作用 ， 零 场 分 裂 项 中 都 含有 如 SS, 
5,5, 等 的 项 。 在 自 旋 哈密 顿 算 符 中 零 


场 分 裂 项 郁 症 表示 为 $3.，DD-5, 其 | 


+D 为 一 级 对 称 的 零 场 分 裂 张 量 ， 
其 迹 为 堆 ， 叉 称 无 迹 张 量 。 对 于 二 重 
态 体 系 零 场 分 观 张 基 可 表示 为 
Da Dy Da 
op- Do p. 
D, D, Da 
AP, D, =D; Da +P, +D, = 0。 
ERATE m ERE 
ESRB, RATHAIN — 
Bla sc he Rh HR 
KAT. 
零点 荷 电位 Potenbal of zero 
charge; PZC KEFAS. Mf 
表面 净 电荷 为 零 时 的 电极 上 电位 。 它 是 
胃 对 于 参 比 电极 而 测 得 的 相对 值 。 
RFR zero-quantum transi- 
tion SLE RR. 
流 变 光学 rheo-optics ”是 流 变 学 
和 光学 相 结 合 的 边 绿 学 科 ， 它 研究 物 
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宏观 的 性 能 变化 {如 形变 等 )， 可 得 
到 该 材料 的 相应 微观 分 子 的 结构 变化 
的 信息 ， 建 立 材 料 宏观 性 能 与 微观 结 
HMR, 

流程 图 low diagram; flow chart 
一 种 以 符号 和 关系 连 线 表 示 系 统 各 
单元 或 分 析 过 程 中 各 个 步骤 之 间 相 


算 机 运行 的 简化 示意 图 ， 用 以 指明 
某 一 特定 系统 的 输 人 和 输出 的 逻辑 
关系 与 穆 序 热 行 的 顺序 。 建 立 程序 
椎 图 是 编制 详细 的 计算 机 程序 的 第 
一 步 . 

WzR flow cell 又 称 样 品 池 。 
RINGER ERDAS HAO, 
AMMA RIAL AA, E 
共同 之 处 是 要 恒 于 信和 叶 的 采集 ， 保 持 
稳定 性 。 

流动 池 技 术 flow cells technique 


流动 池 是 LC-FTIR MEMEO, RO 


He WF FTIR 样品 室 
内 ， iS HPLC 出 芒 管 相连 ; S 


i MARHE. HPLC 分 离 的 液 相 


色谱 馏分 在 流动 相 带 动 下 不 断 流 过 流 
动 池 ，FTIR 同步 跟踪 扫描 与 检测 液 
相 色 谱 慷 分 实行 在 线 联机 检测 。 


LC-FTIR 是 -种 非常 有 用 的 技术 .如 
| 煤 的 衍生 物 分 析 、 混合 物 组 分 


分 析 等 。 

流动 法 flow method 见 快速 流动 
(RA) 法 条 。 

流动 分 元 理论 separation by flow 
EK AD APLE — AeA 
Ao CIE RERE EDE AF Be BEUA h 
许多 平行 的 毛细 管 组 成 ， 毛 细 管 的 排 
除 效应 使 体积 大 的 分 子 不 能 进入 管 
内 ,而 在 管 外 ,流动 相 流速 大 于 管 
内 。 在 能 进入 管内 前 溶质 分 子 中 ， 较 
大 的 洲 质 分 子 被 流速 场 集中 到 管子 中 
TARE A, Be BOF) FA ab 
于 管内 壁 附近 而 降低 了 移动 速度 ， 其 


互 关系 的 顺序 图 。 在 计算 机 应 用 ! 结果 是 溶质 按 分 子 体积 大 小 分 商 。 


中 ， 流 程 图 又 称 为 程序 框图 ， 是 计 


流动 分 析 fow analysis 是 指 在 流 
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动 状态 下 进行 化 学 分 析 的 技术 ， 但 通 
常 不 包括 气体 流动 分 析 和 气相 色谱 分 
He SIESTA. Mea ERTS 
PAREN OS, Re 
ok. BORGES is Se Y 
广 尽 的 流动 分 析 的 范畴 。 

流动 吸收 池 flow-through cell; 
Ae El ai aE E oy oe at EE 


floweells 


和 清洗 的 吸收 池 。 使 用 这 种 吸收 池 能 | 
AOS CRF, aM, 可 | 


殿 连 续 分 析 大 批 样品 之 用 ， 缺点 是 所 
需 样品 体积 较 大 ,下 图 旦 几 种 流动 吸 
收 池 的 示意 图 , 


流动 相 在 色谱 柱 


mobile phase 
APES Aa se A, —H 4R 
定 相 (参见 固定 相 条 )， 一 相 为 流动 


| A. 流动 相 是 指 在 色谱 过 程 中 载 带 样 


ne (HA fal BE NAAR A E 
气相 色谱 中 ， 流 动 相 是 气体 ， 称 为 载 
气 (不 参与 分 高 作用 ,参见 载 气 
R) 在 液 柑 色谱 中 , 流动 相 是 液 


i 体 ， 称 为 洗 脱 液 或 淋 洗 剂 (参与 分 


离 作 用 ) 。 Mia Aa PE A RE aR AP BE Ah 
进 人 色谱 柱 进行 分 离 【 和 参与 或 不 参 
与 ) ， 再 载 带 蔽 分 离 组 分 进 人 检测 器 
进行 检测 ， 最 后 流出 色谱 系统 放空 或 
收集 。 
流动 相 梯度 


eluent gradient ”在 色 


; 谱 分 离 过 程 中 改变 流动 相 的 组 成 


( 浪 剂 极 性 、 离 子 强度 、pH 值 等 ) 
或 改变 淋 洗 剂 浓度 的 梯度 技术 . 
流动 注射 分 光 光 度 法 flow inje- 
ction-spectrophotometry ”将 流动 注射 
技术 与 分 光 光 度 法 结合 ， 即 基于 被 测 
组 分 选择 适宜 的 显 色 反应 ， 采 用 流动 
注射 分 析 技 术 、 并 以 带 有 微量 流 遗 池 
的 分 光 光 度 计 作为 检测 器 ， 通 过 测定 
吸光 度 实现 试 样 中 被 测 组 分 的 定 喇 测 


| 证 的 方法 。 参 见 流动 注射 分 析 条 。 


流动 注射 分 析 Glow injection analy- 
sis; FIA mgit F (Ruzicka) 和 


i WL (Hanen) 于 1975 8i a7 HO. 


BBO) A we RE — Pe aE 
FAR- i SEAS. EE 
向 的 连续 流动 着 的 载 流 中 ， 流 经 化 学 
流 路 ， 被 注 人 的 样品 形成 区 带 ， 并 被 


| 载 带 到 检测 器 中 ， 连 续 记 录 信 号 变化 


的 实验 技术 。 它 的 三 个 要 秦 是 样品 注 
入 ， 可 控 的 分 散 和 从 注 人 点 到 检测 点 
高 度 重 现 的 时 间 。 其 主要 特征 是 非 税 
态 测 量 和 对 浓度 梯度 的 充分 利用 。 主 
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速度 快 、 节 省 试 样 和 试剂 等 。FIA 发 
ERR, RELE- FERE., E 
党 ， 注 信物 不 再 限于 试 样 ， 可 以 是 斌 
A, 也 可 以 是 标准 溶液 ， 其 次 ， 注 人 
方式 也 可 改 成 计时 吸入 方式 ， 此 外 ， 
载 液 也 可 是 样品 溶 该 或 标准 淤 液 。 相 
继 出 现 的 色相 流动 注射 分 析 CFIA) 
和 顺序 注射 分 析 〔S4) 都 是 FIA 技 
术 发 展 和 进步 的 派生 产物 。 

IED TE BN SP Hr BE BE BEAR low in- 
jection analysis gradient techniques 流 
动 注射 分 析 中 ,依靠 准确 控制 时 间 来 
测定 峰值 以 外 的 试 样 区 请 度 梯 度 的 技 
术 , 统 称 为 梯度 技术 。 它 包括 梯度 稀 
FRERE REHE PERES. 


它 是 基于 流动 广 射 分 析 中 试 样 带 属于 | 
党 控 分 散 ,在 管道 的 径 向 和 轴 向 均 具 | 


有 连续 的 浓 庶 变化 截面 ,从 而 , 只 要 在 
严格 控制 的 条 件 下 ,分 散 的 试 样 带 任 
何 一 点 都 能 提供 确切 的 浓度 信息 。 
流动 注射 化 学 发 光 测 量 flow injec- 
tion chemiluminescence measurement 
流动 注射 和 化 学 发 光 相 结合 对 产生 的 
化 学 发 光 进 行 检测 , 称 为 流动 注射 化 
学 发 光 测量 。 它 具有 流动 注射 的 易于 
自动 化 . 重 现 好 ,分析 速度 快 等 优点 ， 
同时 也 具有 化 学 发 光 检 测 灵 敏 高 的 优 
点 。 遂 常 最 简单 的 流动 注射 化 学 发 光 
检测 模式 是 ,将 样品 导 人 连续 流动 的 
载 液 中 ,并 与 化 学 发 光 试剂 混合 ,产生 
化 学 发 光 , 骨 由 检测 和 记录 装置 记录 
化 学 发 光 强 度 随时 间 的 变化 。 
DEH ERA fow 


injeetion-renewable surface technique 


是 将 基体 微粒 作为 试剂 的 载体 而 用 二 
流动 注射 系统 的 操作 与 检测 技术 。 用 
徽 珠 作为 一 次 性 使 用 的 反应 表面 ,其 
主要 特点 是 :{1) 反 应 表面 一 次 性 使 
用 ,化 学 反应 .吸附 与 解吸 不 必 是 可 道 
的 ;(2) 用 大 量 的 试 样 接 般 少量 载 带 了 
试剂 的 微 珠 表面 ,并 进行 反应 ,实现 试 
翌 的 孩 流 集 ,因而 提高 了 灵敏 度 ; (3) 


| 微 珠 .试剂 和 试 样 用 量 均 小 ,可 降低 分 
| 析 成 本 ;4) 能 缩短 分 析 周 期 ,实现 实 


时 检测 ;t5) 易 建立 通用 检测 系统 , 进 
行 各 种 不 同 的 测定 。 该 技术 主要 用 于 
反应 过 程 动力 学 .分 子 生 物 学 .免疫 学 
和 药理 学 研究 等 ,检测 方式 包括 反射 
光谱 ,吸收 光谱 .表面 艺 光 以 及 电化 学 
检测 等 。 

流动 注射 -康子 吸收 光谱 仪器 联 用 技 
术 flow injection-atomic absorption 
spectrometry 将 流动 注射 必 为 进 样 和 
在 线 化 学 预 处 理 装 置 的 一 种 原子 吸收 
光谱 分 析 方 法 。19%9 ERRE 
(W.R Whi) 和 斯 特 华 特 


1 (KK Stewart) 首 次 实现 了 流动 注射 与 


原子 吸收 光谱 联 用 。 在 原子 吸收 光谱 
分 析 中 ,可 利用 流动 注射 技术 进行 微 
RRA AR ADR, ERE 
处 理 .分 离 和 富 集 ,在 线 氢化 物 发 生 
等 。 其 优点 是 试 样 和 试剂 消耗 量 小 ， 
分 析 速 彰 快 ,减少 了 基体 效应 ,提高 了 
测定 灵敏 度 和 精密 讼 .使 原子 吸收 光 
谱 分 析 提 高 到 一 个 新 的 水 平 。 

流动 注射 在 线 进 样 in-line sampling 
用 流动 注射 技术 将 
AREG APM AGE. 1979 年 活 尔 夫 
(W.RWolf) 和 斯 特 华 特 


by flow injection 
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(K. K. Sewan) 首次 实现 了 流动 注射 与 
原子 吸收 光谱 联 用 ,将 微量 试 样 自 动 
引 人 人 腰子 吸收 光谱 仪器 进行 检测 。 它 


的 优点 是 消耗 坛 样 和 试剂 量 小 ,效率 | 
高 ,可 以 使 用 高 含 鼻 量 试 液 ,易于 实现 | 
自动 化 。 这 一 - 进 样 技术 已 经 获得 了 广 ; 


泛 的 应 用 。 


BER 7I EAE hydrostatic pres- | 


sure injection Hf EH HEHE O ii 
ARAH inta A EHE ns BH, 然后 使 
毛细 管 从 进 样 口 端 产生 一 定 压 差 并 维 
持 一 段 时 间 , 这 时 少量 样品 溶液 在 压 
SEA PEA SAS OE 
HIERAR EE a a 
Uae PE RAAT BETS eik. 

流体 力学 屏 hydrodynamic sereen- 
ing ”该 概念 适用 于 半 稀 高 聚 物 溢 液 行 
We EAE AR ZEAE Poe BE 
力 会 产生 溶剂 的 流动 场 ,因此 可 以 把 
单 体 的 运动 形象 地 表示 为 围绕 单 体 运 
动 的 流动 场 和 等 价 的 硬 球 。 但 在 半 稀 
溶液 中 , 某 单 链 上 相 肛 较 远 的 单 体会 
受到 男 一 链 上 单 体 流动 场 的 影响 ,而 
与 同 链 上 相 中 很 远 的 单 体 运动 不 各 
关 , 产 生 屏 效应 。 

流体 力学 体积 hydrodynamic vol- 
ume 对 某 类 高 分 子 溶质 而 言 ,其 众多 
分 子 在 溶液 中 所 占 立体 空间 的 平均 体 
积 。 在 凝 胺 色 谱 中 ,计算 高 分 子 化 合 
物 的 分 子 尺寸 时 用 到 流体 力学 体 
积 概念 。 

流 透 池 flow cell 是 检测 器 中 流通 
式 的 测量 部 件 .由 于 调和 其 原理 的 不 同 ， 
流通 池 的 结构 也 不 同 。 如 图 。 如 用 于 


Profile 


和 光纤 反射 式 池 等 ;用 于 化 学 发 光 检 测 
的 有 T 型 螺旋 芒 通 池 ; 用 于 电化 学 检测 
ATA RR LA Fa 


EE 


Z 型 流通 池 


流 线 比 色 分 析 on line colorimetric 
analysis 六 称 线 上 比 色 分 析 、 在 线 
比 色 分 析 。 为 测定 实际 生产 过 程 中 某 
种 组 分 的 瞬时 变化 ， 从 主 工 艺 管 道上 
接 出 一 支管 ， 使 料 滚 连续 地 适 过 比 色 
计 的 比 苑 池 进 行 测定 ,测量 结果 通过 
电讯 号 反馈 到 控制 室 仪表 上 ， 可 随时 
掌握 生 产 过 程 中 该 组 分 的 变化 情况 。 
But, TH LAS ae 
实现 最 佳 化 生产 。 

流 线 分 析 on line analysis 又 称 
RAH. ARERR AREA 
实际 生产 的 工艺 管道 中 以 使 随时 测定 
某 些 参 数 (BE. BI. pH) 或 
某 些 组 分 含量 的 瞬时 变化 。 测 量 结 果 
通过 电讯 号 、 或 光 【 光 导 纤 维 ) 讯 
号 反馈 到 控制 室 仪 表 业 ， 以 便 对 工艺 
参数 进行 实时 调整 。 

流 型 扩散 dispersion due to flow 
又 称 动态 扩散 或 流体 动力 学 
PR. HAO TERRA RS 


SEE M75 SZ 字 型 池 | 向 上 击 十 载 气 流速 不 均匀 引起 的 扩散 
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效应 。 它 使 色谱 峰 区 域 展 宽 。 这 种 由 


于 载 气流 速 不 均 包 导致 溶质 浓度 在 截 
面 方向 有 所 差别 引起 的 扩散 效应 ， 在 
友 管 径 的 制备 色谱 柱 及 商 载 气 线 速 时 
LAYS. 

MEET quinine sulfate HTE 
{Co Hy N03); © H,S0, , 结构 式 如 
于 图 。 常 用 作 测 定 荧光 最 子 产 率 时 的 
EHM. HE O0. 5mo + L'AMAR 
TR HE RH 0.546, ETH 
金鸡 纳 皮 中 存在 的 一 种 生物 碱 ， 常 用 
FERRA, Eaha 


11,C=HC 


-H3504 


硫 印 试验 sulphur print test JRR 
硫 印 检验 法 (sulphur printing) HM 
Sit® (Bauman test}。 是 一 种 宏观 
的 检验 钢 中 硫化 物 分 布 状 况 的 试验 
方法 ， 其 原理 是 : ER PRLS 
硫酸 反应 生成 硫化 气 ， 后 者 再 与 相 
纸 上 的 省 化 银 反 应 生成 硫化 银 ， 人 恒 
相 纸 变 成 棕色 。 将 照相 纸 在 3 免 的 
硫酸 水 溶液 中 证 Smin 左右 ， 取 出 
FPS ri Se, RE Hal oF 


的 宏观 钢 磨 面 上 1 ~2min, BM ÄT Ze 
相 纸 上 显 出 钢 磨 面 上 莆 化物 的 分 布 
状况 。 

W distillation range XW ik 


SO (W) AR CM) 
点 之 间 的 范围 。 是 表征 产品 质量 的 
一 种 指标 .纯粹 物质 沸点 不 变 ， 只 
ARB URE A oe te 


i 


i 安全 漏斗 ; 


E. EC WAZA HRA SSID 
大 ,人 馏 程 也 您 宽 。 例 如 汽油 的 偏 程 
是 40 ~ 200, 

1 sy i fraction collector 
馏分 收集 仪 是 液 相 色谱 仪 和 气相 色 
谱 位 的 辅助 装置 ， 主 要 用 于 制备 和 
富 集 纯 组 分 ， 当 需要 提供 标准 纯 样 
或 对 某 组 分 作 进 一 步 鉴 定时 ， 常 常 
用 和 饮 分 收集 器 在 色谱 柱 出 口 处 收集 
上 所 需 组 分 ,除去 偏 分 中 的 流动 相 即 
得 到 纯 组 分 。 收 集 器 可 按 色 谱 峰 流 
HRES, UF TRAM Wa 
进行 切割 。 在 气相 色谱 中 ， 由 于 组 
Sy BB BEA, TRAR AE RD 
BEE SE Fy HU ESP, 

AAAF hexagonal system 一 种 
中 级 晶 系 ， 曲 体 所 属 点 群 的 特征 对 称 
性 是 : 在 一 个 方向 上 具有 六 重 对 称 
轴 。 六 方 品系 的 晶 胸 参 数 之 间 的 甘 系 
为 a=b#c, a=B=%0°, » = 120°, 
选取 晶 胞 时 应 使 六 重 轴 平 行 于 = Hh, 
AA aR RAB) ER HK 
+ 六 方 简单 格子 。 

六 用 基 二 硅 醚 “hexamethyl disilox- 
ane; HMDSO 结构式 为 (CH, ),Si— 
O—Si(CH,), ;沸点 高 于 100 筷 。 当 不 
ERA TMS 作为 基准 物 时 ， 如 高 温 
性 系 ， 可 采用 HMDS 为 化 学 位 移 基 
准 物 ， 它 的 8 (CH) 值 为 0.055。 

M4 funnel 分 析 实 验 中 用 于 过 
泪 、 分 离 或 灌注 液体 时 的 一 类 仪器 。 
常 由 玻璃 制 成 。 根 据 不 同 需要 分 为 : 
(1) SHER: (2) 分 液 漏斗 (31) 
(4) 布 氏 漏斗 : (5) $ 
芯 油 斗 等 等 。 如 下 图 所 示 。 


) | y j 


wa te A BK 
hydrocarbon monitoring methods 
ERRER AE (= 
fe, TRON  - 
STP be) RUS RE, EAE 
合 物 沸 点 较 低 ， 易 挥发 ， 徽 溶 于 水 ， 
SRT AE. ER ELIF 


halogenated 


剂 。 一 般 采 用 项 空气 相 色 谱 法 测定 。 : 


即将 水 样 置 于 有 - 定 液 上 空间 的 密闭 
容器 中 ,水 中 挥发 性 组 分 就 会 向 窜 回 
的 液 上 空间 挥发 ， 产 生 燕 汽 压 。 在 -一 
定 条 件 下 ,组 分 在 气 液 两 相 达 成 热力 
学 动态 平衡 { 组 分 分 压 服从 拉 乌 尔 
定律 ) 。 取 气相 样品 用 带 有 电子 捕获 
检测 器 (ECD) 的 气相 色谱 仪 进行 
分 析 ， 外 标 法 定量 ， 可 得 组 分 在 水 样 
RAR. 方法 适用 于 江 、 河 、 潮 等 
HAKA AKK PASIF 150Y 的 
挥发 性 卤 代 烃 的 测定 。 


HEEE pressed halide disk | 


technique WEH. iL 
等 压 片 法 的 统称 ， 是 红外 光谱 分 析 固 
悖 样品 应 用 最 广 的 方法 之 一 、 HRe 
钾 束 演 化 钾 或 碘化钾 国体 样品 混合 研 
磨 ， 研 细 后 的 样品 置 于 模具 中 用 50 ~ 


100MPa AUTH AR HLE A RRA A HOR ， 


样 ， 妓 可 进行 红外 扫描 ES 
大 包 数 有 机 化 合 物 的 折射 率 相 近 ， 在 


挥发 | 


400 ~ 4000cm ' 间 不 产 咎 红 村 吸收 ， 


| 这 样 可 以 减少 光 散 射 造成 的 能 量 损 


失 ， 并 能 绘制 全 波段 光谱 图 ， 故 应 用 
最 广 。 但 缺点 是 制 得 的 省 化 钾 片 极 易 
吸收 空气 中 的 水 分 ， 在 3300 em”? fit 
近 总 有 或 多 或 少 的 吸收 ， 和 干扰 对 


: 一 QH 或 一 NH 基 团 的 确认 。 


REE Luggin capillary fF 
Ay As PB PD Aa RE 
液 管 。 

鲁 米 诺 lumini MPS Bt 
试剂 。 它 是 国内 最 早 商 品 化 的 化 学 发 
光 成 剂 ， 它 具有 量子 产 率 高 、 水 溶液 
RE. WEEER ARER 
ABR S PS BHR. 和 鲁 米 
Beh BOG A RC RA 


| AERE RT. RRR 


为 425nm。 
ARAA Lewis complex E 
SESE AAA ET RE. TERRA 


| 物 。 如 过 流 金 属 离子 与 配 位 体 通过 配 


位 作用 所 形成 的 络 合 物 可 以 看 成 路 易 
斯 酸 、 碱 反应 所 形成 的 盐 ， 即 路 易 斯 
络 台 和 园 。 许 多 电荷 转移 络 合 物 同 时 也 
ERS WHOM EFE, Mi 
THE REE RR SIMBAD 
HEM. 

SRSRREAM Loefler’s meth- 
ylene blue stain 一 种 常用 的 单 染 色 
HE, AS eR SS Se ME 
PERES. Ja RIE- 
HEREHEREA eb E i 
网 菌 及 细胞 形态 清晰 易于 观察 。 

绿色 食品 green food 系 无 污染 
的 安全 、 优 质 、 营 养 类 食品 的 统称 . 


HT SHEERS A) So a 
之 以 “绿色 ”"， 为 了 更 加 突出 这 类 食 
品 出 自 谍 好 的 生态 环境 ， 因 此 定名 为 
绿色 货品 。 中 国 绿色 食品 分 为 44 级 


MAR. AA 级 指 在 生态 环境 质量 符 | 


合 规定 标准 的 产地 ， 生 产 过 程 中 不 使 
用 任何 须 的 化 学 物质 ， 按 特定 的 生 


产 操作 规程 牛 产 、 加 .[.， 产 品质 最 及 
包装 经 检测 、 检 得 符合 特定 标准 , 并 | 


HELGE AE m. A 级 指 在 生 
意 环 境 质量 符合 规定 标准 的 产地 ， 生 
产 过 程 中 人 允许 限量 使 用 限定 的 化 学 全 
成 物质 ， 按 特定 的 生产 操作 规程 生 
产 、 加 工 ， 产 品质 量 及 包装 经 检测 、 
检查 符合 特定 包装 并 经 专门 机 构 认 定 
许可 的 产品 。 

罗丹 明 6 rhodamine 66 
HUA, Mae 


一 种 有 


Hes we 


a, 
rin 


N 
cu, 


“CH, 
用 罗丹 明 6G 这 种 染料 作 激 活 介 
MR, CAAA, HRW 1.2 x 


10 mol :1 时 ， 该 染料 激光 器 可 | 


输出 波长 在 565 -600nm 之 间 的 可 
WER., PAH 6G BS 
JE Tee OF FE BE FD Ae TE 
介质 之 一。 

SAAB Rhodamine B 分子 式 
Ca Ha CIN:D, ,具有 独特 鲜红 色 的 


一 种 喊 性 染料 ， 是 氧 杂 剖 染料 的 一 | 
种 ， 为 具有 绿色 金属 光泽 的 结晶 。 | 


“HEL | 


由 两 分 子 N,N- 二 己基 - 间 氨 基 柄 与 
一 分 子 无 水 邻 茉 二 甲酸 在 氛 化 铬 存 
在 下 缩合 得 到 。 用 于 棉 织 品 、 大 造 


A,R RHR. UNE 


(Bl BE HH SAS BZ, SS 
产物 ， 该 红色 和 碱 性 染料 是 罗丹 明 
6GCP， 是 …- 种 代表 性 激光 染料 。 
罗丹 明 B 在 分 析 化 学 中 用 作 人 金属 比 
色 分 析 以 及 荧光 分 析 用 试剂 ,盐酸 
酸性 条 件 下 与 镜 OV) ee CTD. 
金 (WN). 8# (W0) 等 形成 可 被 有 
SUFFER MTR ERA, He 
有 的 荧光 也 用 于 这 些 金属 的 定量 分 
. ME AH -A 


TV ci 
= | one 
ayo 


罗兰 型 装置 Rowland mounting 
在 该 装置 中 ， 照 相 板 盒 置 于 罗兰 贺 上 
光栅 法 线 的 附近 , 在 此 外 由 于 
cosB 一 1， 因 此 具有 线性 色散 。 为 了 
RE HME DEM RK, B 
AC ROR LAER, SE 
OR PORE PB LR PGA 
原点 的 直角 坐标 系 的 了 轴 和 工 轴 移 
动 并 始终 保持 光栅 ， 暗 盒 在 罗兰 加 .上 
RAMEE, RH, WAR 
骨 改 变 时 ， 始 终 使 照相 上 暗合 中 心 处 于 
HEERE, CORR ay 
光谱 。 罗 兰 型 装置 像 色散 小 ， 并 因 用 
的 是 光 柚 法 线 方 向 的 熏 射 ， 故 摄 得 的 
是 义 排 光谱 。 这 样 装 属 可 测定 光谱 的 
波长 。 此 装置 的 优点 是 光源 及 狭 幼 照 
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PA R296 PY LA EE Se REE SE NEIX i 
底座 上 。 缺 点 是 光谱 的 角 宽 度 小 ， 一 
UC RR TEE Bev EE, (CRE BE 
VAAL FA Ts 2 0K 9 H. WP 28 


在 光电 直 读 光谱 仪 应 用 时 ， 将 出 射 颖 | 
谱 线 召 度 来 确定 元 素 浓 度 。 元 素 的 湛 


装 在 罗兰 圆 上 ， 在 出 射 狭 颖 后 安装 光 
电 售 增 管 ， 可 
需 借助 成 像 系 统 形成 兴 谱 ， 因 此 它 趟 
存在 色差 ， 由 于 减少 了 光学 部 件 ， 而 
使 得 光 吸 收 和 上 反射 也 大 大 减 小 。 
~~ mounting of Rowland 
circle ff H3 P 8 St EME ES 
RER. 7H Ree aT 
IBD) (8 1, BES OY pa te ES RAR, 
父 。 根 据 光 学 理论 可 建立 凹面 光 揪 聚 
BWR, 其 一 -个 解 为 : r = peosi 和 
"=pcos8， 这 十 … 个 极 坐 标 直 径 为 p 
的 圆 方程 ,r do A RE BOGE 
TTR LORE AAMAS 
距离 ,，r' 是 庶 线 上 相应 点 在 子午 面 上 
SE GAMMA SER, ie 
光线 人 射 角 , 所 是 入射 角 。 这 个 圆规 
HAPEN: REARS. Ma 


JER CR) 放 在 直径 等 于 ， 


CREDERE p KARL, MA 
BE SR OREM AT 
H. (Rae Re ASLE 
一 点 ; BRR ADE BRM BOAR 
, (aOR EBL A 
的 相应 点 上 。 按照 罗兰 圆 布置 的 光谱 
系统 ， 称 为 罗兰 加 装置 。 采 用 罗兰 加 
装置 的 摄 谱 仪 可 在 贿 在 罗兰 图 周 上 的 


光谱 底版 上 拍 下 清晰 的 光谱 . 但 其 最 ， 
大 缺点 是 当 改 变 拍 摄 波段 范围 时 ， 叮 


面 光 杨 和 底版 盒 都 要 绕 自 己 中 心 转动 


检测。 世面 光栅 不 | 


并 还 得 向 一 定 方 向 移动 ， 机 械 设 计 和 和 
fi FARR, 

罗马 金 - 赛 伯 公式 Lomakin- 
Schiebe formula 进行 光谱 定量 分 析 
it, PERM REE HEP BR oR 


线 强度 了 与 该 元 素 在 试 样 中 浓度 c 的 
相互 关系 ， 可 表示 为 : I-40, gt 
公式 称 为 罗马 金 - 赛 人 公式， 是 光谱 
定量 分 析 依 据 的 基本 公式 。 式 中 起 及 
”是 两 个 常数 。 常 数 4 SHOR 


| 发 、 激 发 过 程 和 试 样 组 成 等 有 关 的 一 


个 参数 ; 常数 & 称 为 自 暖 系数 ， 它 的 
数值 与 谱 线 的 自 吸 收 有 关 。 所 以 只 有 


| 控制 在 一 定 的 条 件 下 ， 在 一 定 芍 待 测 


TAB BARA, Aas 
数 。 取 对 数 得 光谱 定量 分 析 的 其 本 美 
RA [gl = Sige + IgA, 

T A-R GH Roese-Gottieb 
method ”一 种 测定 乳 与 乳 制 品 中 脂肪 
KAE. FEPER A FF i A hi e E 
中 ， 在 特定 的 实验 条 件 下 ， 加 和 乙醇 
HERG, MITRE A RARE pIE 
防 压 量 ， 换 算出 样品 中 收 肪 的 含量 。 

© +t BBS SM  Rohrschneider’ s 
constant 47 (ARG ( Rohrschneider} 
BOF A eR ERR HE fase ROE 


| OCHF, SOMMER T AE. ZLE, 


AZAR. HAA Se AE MLA 
CE RAP DE SE fs SB eH 
保留 指数 的 差 值 i&1)， 并 以 此 差 值 
的 总 和 定义 为 罗 什 屠 德 常数 ， 以 此 常 
数 作 为 对 该 种 固定 液 极 性 的 表征 。 
3 WH Rochon prism 一 种 能 
ERA fe A Se RRR 


TERM lug 477 


ROCII, PE TAG E 
HEHEHE T Sp i Ba AS t m 


成 ， 如 下 图 。 EFRR AROHA ， 


器 中 用 作 起 偏 嚣 。 起 偏 器 将 来 自 空心 
阴极 光 海 发 射 的 上 共振 线 变 为 线 偏 挎 光 ， 
且 限 制 其 偏振 方向 只 到 两 个 : 平行 于 
RETA aE PB Re ER 
PE PP. 与 经 磁场 分 裂 的 吸收 线 
的 组 分 波长 和 偏振 方向 相同 ， 为 吸 
Wee m AU RU; P, 与 经 磁场 
SPRL ERAI oe 组 分 的 波长 相同 ， 
但 偶 振 方向 不 同 ， 不 为 下 组 分 吸收 ， 
仍 为 背景 吸收 。 两 次 测 得 的 吸光 度 之 
差 , 便 扣 除了 背景 吸收 。 


SE -可 特 里 法 Rose-Gortlieb 
method ~~ Pr HSE FLA FL da BARS 
的 国际 标准 方法 。 利 用 氮 - 乙 醇 溶液 
EFL ATR PERK , 使 非 脂 成 分 溶解 
TAZARA., FZ ee R 


DERE ARAYA, ACERS AA Ee am 是 小 于 N 


芒 含 量 。 此 方法 适用 于 液 状 乳 及 部 分 
碱 溢 性 乳 制 品 的 脂肪 含量 测定 。 
螺旋 传动 注射 第 


screw-driven syr- 


inge pump 通过 螺 丰 传动 机 构 推 动 | 


柱 塞 输送 液体 的 一 种 高 压 泵 。 CHH 
于 一 个 大 的 证 射 器 ， 活塞 相当 于 注射 


FERRE. 活塞 的 推进 采用 螺旋 传动 。， 


它 的 缸 体 积 较 太 ， 通 常 为 数 百 毫 升 。 
CRRA, TE EU He E 


| AG bat ren Sel AE, Se HE ae 
， 度 上 出， 这 个 过 程 不 产生 脉冲 。 活 塞 


ELA ARAL SO, fe SE ARORA 
位 置 ， 青 次 吸入 流动 相 ， 这 种 复原 的 
速度 可 以 比重 速 推进 时 的 速度 快 。 这 
种 高 奈 录 输 流 时 的 流 基 由 活塞 的 移动 
速度 类 定 ， 其 特点 是 能 以 信 定 流量 输 
送 流 动 相 ， 而 与 操作 不 力 无 关 。 在 活 
ZR ERMA, BRB eA 
变化 、 从 而 产生 脉冲 ， 解 决 的 办 法 是 
在 聚 出 口 处 安装 细 管 缓冲 。 如 果 和 使 用 
两 台 这 样 的 聚 ， 本 以 进行 梯度 洗 脱 操 


| 作 。 该 泵 的 缺点 是 体积 大 ， 更 换 流动 


相 不 方便 。 现在 的 液 相 色 谱 仪 已 很 少 
采用 这 种 泵 ， 
WRHEHH screw axis 进行 螺旋 对 称 


| 操作 的 对 称 元 素 。 螺 放 对 称 操作 是 绕 


轴 旋 转 操 作 与 沿 轴 平 移 操作 的 复合 对 
称 操作 .在 晶体 学 中 各 种 螺旋 对 称 轴 
的 旋转 前 进 方向 均 应 遵守 “右手 如 


| 旋 ” 定 则 。 A ph R ME Si Kg ER E 


由 它 的 轴 次 ” ASE I 
于 来 决定 的 ， 如 果 沿 轴 方 向 的 点 阵 基 
本 局 期 是 用 矢量 上 来 表示 ,那么 ,各 
种 嵌 旋 轴 的 沿 轴 平移 基本 矢量 可 以 表 


数 。 国际 符 号 是 以 n KHER MS 
旋 轴 的 ， 如 2, 3, 6 等。 
HRE silver electrode AHO 
银 作 基 体 材 料 制 成 的 电极 。 它 常用 作 
Rah, UHR RASH 
THARP, Rae AMAT. 
fin PS T E HR YP E RARA Ja 
BHR lophine 一 种 含 所 的 化 学 
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发 光 试 剂 。 化 学 名 称 为 2,4,5- 三 革 基 
Re, FERS eZee p, 
当 混 进 空气 时 可 观察 到 长 寿命 的 黄 
Jt. SKA 50am, BRRBAS 
BE Bs EHE OG BAY GE Ak 
上 记载 最 早 的 一 个 化 合 物 ， 但 在 分 析 
化 学 中 的 应 用 却 不 像 后 来 发 现 的 便 米 
诺 和 光泽 精 那样 广泛 ， 


ph _ 


te ER Lorenz broadening 


SHAE SUPE (E | 


子 、 离 子 和 分 子 等 ) HT MS de 
的 谱 线 变 宽 。 碰 挤 效 应 对 气体 中 的 所 
有 受 激 原子 是 相同 的 ， 按 一 定 比 例 引 
起 吸收 值 的 减 小 ， 是 一 种 均匀 变 宽 。 
iG (H. A. Lorentz) 认为 ,在 碰 
WOR GES RE HPT, FAAR 
ERTEM., ERRETA. M 


伦 兹 变 宽 效 应 的 大 小 ， 直 接 正 比 于 每 | 


个 原子 在 单位 时 间 内 碰 权 次 数 。 族 伦 
获 效 应 既 引起 谱 线 变 宽 ， 也 同时 引起 
谱 线 轮廓 非 对 称 化 和 分 布 极 大 的 红 
移 。 所 谓 非 对 称 化 是 用 谱 线 红 端 的 一 
半 对 谱 线 时 端的 一 半 的 比值 来 量度 。 
PC AE ERA. 不仅 随 局 外 气 
性 讨 力 增 次 而 增 大 ， 而 且 也 随 气 体 性 
质 的 不 同 而 不 同 。 当 吸收 介质 内 局 外 
气体 的 浓度 高 时 ， 洛 伦 兹 变 宽 与 多 普 
MERER- RA. 
洛 伦 兹 到 高 斯 线 型 变换 滤波 


| 


L 
I 


Lorentz-Gauss shape transformation filter j 


将 指数 误 减 的 自由 感应 大 减 (FID) 


(55 Re EW Me Bg) = exp 
(z) : (F): 经 FT RERE, 


所 得 谱 线 的 半 高 宽 为 Ana = EE, 


| TA. 线 变 罕 、 分 辨 率 提 高 。 优 点 


Sen EER IAT EEE, RT 
影响 ; 既 可 缩短 取样 时 间 ， 又 避免 了 
截断 引起 的 信 叶 和 失真， 得 到 较 好 的 讽 
敏 度 和 分 辩 率 ; 在 不 能 分 辨 多 重 峰 的 
情况 下， 时 域 信 上 号 的 衰减 更 接近 于 高 


| Wize, RUT IACMR, ai 


的 灵敏 度 ; RE Mie Ss eh 
HR FS. 

RE 2A AY Lorentzian line shape 
见 NMR WEAR. ESR RB. 
ATES Lorentz factor 在 品 


| 体 结构 测定 中 ， 将 实测 的 入 射 强度 数 


据 还 诛 为 结构 振幅 时 需要 使 用 的 一 种 
校正 因子 。 在 入 射 数据 的 收集 过 程 
中 ， 对 应 于 不 同 衍射 的 便 易 点 阵 点 与 
反 球 面相 交 时 到 旋转 办 的 距离 若 不 
问 ， 则 通过 反射 球面 的 线束 度 也 会 不 
问 、 客 伦 兹 因子 被 用 于 校正 这 些 差 异 
对 入 射 强度 所 产生 的 影响 。 洛 伦 兹 因 


i 子 只 取 次 于 实验 装置 的 几何 配置 ， 与 


X 射线 的 波长 无 关 。 在 《Intermational 
Tables for X-ray Crystallography } 
Vol. IT 中 可 以 查 到 对 应 于 各 种 不 同 实 
验 装 置 的 将 伦 兹 因子 。 

HARE complexation effect gf 
称 配 位 效应 。 金 属 离 子 M 与 某 种 试 


| 剂 发 生 反 应 ( 络 合 、 氧 化 还 原 和 沉淀 


太 应 时， 如 有 另 -- 络 合剂 存在， 
前 工 亦 能 与 所 形成 络 合 物 ， 则 对 与 
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HAR A GER Bip Ee ae) 
SEB LH M Rede (EBT BR a Re AY) 
的 影响 。 这 种 由 于 共 他 络 合剂 存在 使 


SRA FSi EMO AM aM 


Z., BRNO RW. 
SAR AR coefficient af compl- 
OR RK Ac fe ek he FO, 


exation effect 


指 络 合剂 1. 引起 副 反 应 时 (Se ， 
| M CoA, EMH AMAA Ro 


AREF) WR ARB awi 
FB Ou, 可 用 下 式 计算 

Qua; =14+8, [LE +B, [L] +--+ 
B [Li ++ +8, EL)" 

SUP. [L] 为 络 合剂 工 的 平衡 落座 ; 
Blt = 12 为 天 与 工 形成 的 
级 络 合 物 的 累积 形成 常数 。 


BRB hippuric acid test p] 
ARS RAKE SCRA ea, 在 肝 内 与 
ATP AGR A (COA) 反应 生成 某 甲 


RE. RHR 5 2% BR S EARTE 
的 生物 转化 功能 。 

马 斯 曼 高 温 炉 | Massmann high- 
一 种 电热 管 式 高 
漫 原子 化 器 ,1968 Fh ye 
(H. Massmann) 提出。 商品 仪器 中 采 
用 的 马 斯 曼 型 高 温 沪 的 结构 如 下 页 图 
所 示 。 它 由 加 热电 源 、 保 护 气 控制 系 


temperature furnace 


RARER, BBE 
| ORO ERP BES, 


DFA RGR tt E oR 
HR. GRAF ADE RAK, BH 
Fi, 最 高 温度 可 达 3000C, ， 使 盛 


| FORMER, KLE. 


ARRATERA, H 
控制 系统 控制 使 其 沿 石墨 管内 、 外 流 
it. ASME aA, Pa 


| “PEM PEEP Re FA AY 


SAUTE Er hE A er EF os SE EF 
R. Frag Bot es FL a a a, 
LAA SHER EY RARE 
PE SERRA, RRP 
LT HRPRE RR. ERTE 
阶段 ,控制 系统 自动 切断 内 气流 ， 停 
止 通 握 气 ,避免 原 了 蒸气 受到 稀释 和 
延长 原子 在 石墨 管内 的 平均 停留 时 
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Il, LERH TRIT GRRE. 五 黑 
炉 用 水 冷 逢 通 水 冷却 。 马 斯 曼 型 商 温 
炉 存 在 着 时 间 和 空间 的 不 等 温 特 性 ， 


这 是 造成 基体 十 抗 的 重要 原 央 、 
ATR 分 气 外 所 路 内 气 路 


迈克 尔 偿 干涉 仪 。 Michelson inter- 
ferometer 基 现 代 傅 里 叶 变 换 光 谱 仪 
ee ROD ABE. EE 
MHA SRAM BWR CE 
镜 ) Mile ( 动 镇 ) 的 平面 反射 
镜 和 位 于 两 反射 镜 法 线 相交 处 呈 45° 
角 放 置 的 半 透 明 半 反 射 锁 (分 束 镇 ) 
构成 。 平 行 光束 投向 分 束 镜 上 被 … 半 


反射 一 半 透 射 ， 分 别 投向 定 镜 和 动 镜 | 
| 常 发 生 在 双 键 基 团 ,6 位 之 间 的 键 


并 在 它们 表面 反射 逆向 返回 分 来 镜 ， 
再 次 被 分 束 镜 反 射 和 透射 的 两 个 光束 
发 生 重 秋 ， 在 重 亚 区 形成 双 光 束 干 涉 
条 纹 , 干涉 条 纹 的 形成 由 定 镜 、 动 镇 
之 间 的 相对 位 置 所 决定 的 光 程 善 决 
定 ， 适 当 勾 速 地 沿 光 轴 平行 称 动 动 
w, HORS REL, OR 
后 形成 的 干涉 条 纹 也 发 生 移动 。 迈 克 
尔 进 干 涉 仪 最 初 是 用 于 微小 位 移 精 密 


测定 的 ， 在 傅 里 叶 变 换 光谱 仪 中 则 完 | 


成 光束 于 涉 调 制作 用 ， 将 人 射 光谱 信 
息 调 制 成 相应 的 干涉 信息 再 经 傅 里 叶 
道 变换 运算 后 准 箭 获取 光谱 傅 息 ， 其 
有 多 通道 检 调 、 高 信 品 比 、 快 速 准 确 


等 -系列 优点 - 

束 克 雷诺 常数 ”MacReynold s con- 
stant ”定量 描述 固定 液 极 性 的 参数 。 
麦 氏 曾 选 择 了 十 种 典型 化 合 物 ( 莱 、 
THT AR. 2-00, ARTA GE, a a, 
2-H 4-2-0., GT he. 2-A. 
MAHAA AIEE), E 120°C 柱 
HT. APARE TTE 226 种 固定 液 与 
标准 非 极 性 异 三 十 烷 固 定 液 上 保留 指 
数 的 差 值 ， 以 前 五 种 化 台 物 保留 指数 


| 差 值 的 总 和 定义 为 表 克 雷诺 常数 ， 并 


以 此 常数 来 表征 固定 液 的 极 性 。 目 
前 ， 麦克 需 诺 常数 使 用 比较 普遍 ， 其 
原因 可 能 是 所 选 化 台 物 的 沸点 适中 ， 
测 拱 比较 方便 。 

ERE Mclafferty rearrangement 
Melatterty 对 质谱 分 析 中 离子 的 重 排 
上 反应 提出 了 经 验 规则 。 在 质谱 中 ， 位 
TAA RIE TUB yt, 
通过 六 元 过 滤 态 转移 到 杂 原 子 上 的 过 
RRZ ARR GH. Stee RHA 


| 裂解 。 
90° 脉冲 90 pulse 1, Ba a 
OA x. 
180°" 脉冲 180° pulse akih ti 
aA x. 


了 脉冲 持续 时 间 pulse duration 在 
脉冲 极 谱 、 示 差 脉 冲 极 谱 、Kalousek 
BUREAU, MEt 
号 偏离 基线 的 时 间 间 责 称 为 脉冲 持续 
时 间 。 

脉冲 优 安 法 pulse voltammetry 
在 线性 扫描 或 阶梯 打 描 电压 上 OH 
常 为 慢 亲 ] 找 》 秋 加 一 个 方形 脉冲 电 


Rk moi 4&8 


fe, HEERE EH TA 
ape Fe Ak aS kB at E 
流 电 位 关系 的 方法 。 该 法 广泛 用 于 痕 
量 物质 的 分 析 和 电 所 过程 〈 如 可 道 
性 和 吸附 性 ) 的 研究 。 

脉冲 傅 里 叶 变 换 核 磁 共 振 谱 
pulse Fourier transform nuclear magnetic 
spectroscopy;  PFF-NMR 
用 射频 脉冲 射 向 被 测试 


resonance 


spectroscopy 


E, IE a RO a 


ERRE. pke- BE PEA, a2 


BONE A EI I ， 


态 ， 由 计算 机 记录 信号 强 诬 随时 间 而 
减 台 的 过 程 ， 获 得 时 间 域 的 自由 感应 
mM (FID) 信号 。 它 包含 了 各 种 共 
振 频 率 核 的 共振 信息 。 利 用 人 情 里 叶 变 
接 可 将 时 间 域 的 FID 信息 转变 为 频率 
域 的 ， 得 到 信和 续 强 麻 对 频率 关系 的 谱 


图 。 AG DR HER A SE FR 
TRL RR HRT, PRE Bk oh 


情 里 叶 变 换 核磁 共振 。 它 显著 的 特点 
是 快速 ， 能 获 玫 用 连续 波 方 法 记 谱 不 
能 获得 的 许多 有 用 的 NMR 信息 。 

脉冲 傅 里 时 变换 核磁 共振 谱 仪 

pulse Fourier transform nuclear magnetic 
PFT-NMR 
spectrometer 4] FE] Bk THA fh EHE 
BEAR AS M APE 09 EE He 
ae rrii Eo ie ea he 2 — 
包括 5 个 主要 部 分 ， 射 频 发 射 系统 、 
RA. aR, (SRS 
号 处 理 与 控制 系统 ， 如 下 页 图 所 示 。 
脉冲 高 度 分 析 器 pulse height ana- 
lyzer; PHA 对 检测 器 的 输出 信号 肪 
冲 的 幅度 进行 最 别 的 电子 设备 ， 又 称 


resonance spectrometer ; 


脉冲 幅度 分 析 器 。 有 上 脉冲 高 度 分 析 央 由 


| ERAR, FRAN, RAH 


阴极 输出 峰 组 成 选择 适当 的 基线 电 


| 位 和 秒 宽 ， 可 以 使 一 定 幅 度 的 脉冲 通 
”过 ， 由 定 标 器 或 计数 率 计 记 录 其 结 


R- 在 郁 体 色散 中 ， 脉 冲 南 度 分 析 器 
可 以 消除 高 级 衍射 线 的 干 折 。 在 能 量 
色散 中 ， 脉 溃 高 度 分 析 器 可 以 分 别 潮 
定 沾 同 波长 特征 谱 线 的 强度 或 给 出 能 
谱 图 。 

BK AP OE A fe ESE TR pulse photo- 
thermal deflection spectrum 采用 脉冲 
激光 器 输出 的 脉冲 激光 作 加 热 束 ， 吉 


| 热 东 在 样品 内 或 与 样品 相 邻 分 质 中 产 


生 折 射 梯度 分 布 ， 使 通过 其 中 的 探测 
束 传播 方向 偏转 ， 产 生 光 热 偏 转 效 
应 。 测 量 这 种 光 热 偏转 效应 所 得 到 光 
谱 称 为 脉冲 光 热 偏转 光谱 。 

脉冲 后 延 坟 时间 delayed time after 
pulse 脉冲 情 里 叶 变 换 NMR 的 脉冲 
序列 中 的 -一 个 重要 参数 。 它 指 在 经 一 
次 激发 脉 叫 或 一 个 组 合 注 发 脉 溃 并 随 
即 采集 自由 感应 误 减 《FID) 信号 之 
后 应 使 体系 恢复 到 某 稳定 初 态 所 需要 
的 时 间 间 请， 是 序列 中 为 下 一 次 射频 
激发 脉冲 做 准备 的 时 间 ， 它 的 设 定 与 
BH EF H A RT RERE 
的 弛 琼 时 间 直 接 有 关 。 设 置 过 短 则 累 
加 后 所 得 到 的 信和 号 可 能 得 不 到 增强 ， 
有 的 谱 峰 会 丢失 ， 而 设置 过 长 则 浪费 
HEH. 

Akihi impulse glow dis- 
一 种 低压 气 迟 放电 现 急 .在 


Charge 


| DERE, HAHAE (W 


平板 电极 })， 充 人 性 压气 体 (一 般 为 


mai 


脉 
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BRE OX SME ae YE da hy 


Bee 


HEREA 


三 一 二 一- l 
Few | KEER 


V2 REED E 


WEEE 


15s AES 


| | Ve GE EK 


SLIM pA EU HHS 
Cm i 


dod 
WAH ELE 


HUMISE GANY 


| HARE 
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惰性 气体 ) ， 构 成 一 个 放电 管 。 在 两 
RTH) HE AL a? ER Re. i Fe 
T. BATAAR Ki E hi FS 
E. MUR ALA BY URE RK 
低 4° 2OmmHg ( immHg = 
His Ta ALB cS. TERS TH 
Fa RAE Re, SB AT 
BT. OS. BPR, Be 


可 内 ， 随 着 电 了、 离子 运动 速度 的 不 


Fl, FERS + BAR AS Te A RE 


SETA BY 4375 FS RE PK Bp aE 
光 放 电 。 脉 冲 辉 兴 放电 是 低压 气体 放 
BERT REMAIN BRE 
器 作用 下 (电极 可 以 置 以 管 外 ,或 
把 放电 管 放 在 商 频 感应 线 图 中 ) 放 
电 管 内 而 产后 的 高 频 辉 兴 放 电 。 脉 冲 
辉 光 放电 和 直流 辉 光 必 电 相 比 优 点 是 
TREERE. WR La Se RA, 
对 管内 气体 污染 ,减少 了 气体 吸附 。 
脉冲 辉 光 放电 对 气体 物质 的 光谱 分 析 
RAB. Wha eke BBR 
的 圈 体 试 样 ， 适 合 于 测定 卤素 、 硫 、 
i, i. eh, ASEM RIK, 

脉冲 激发 ”pulse excitation 对 于 
AR A PA JE A a tA 
旋 体 系 ， 这 单个 矩形 射 将 的 博 里 叶 变 
换 是 一 个 强度 随 频 率 变 化 的 连续 谱 。 
它 以 射频 频率 外 A LAE, E 
EKER E TAR A 的 偶 滑 数 。 
它 在 中 心 频 滨 .6 附近 有 -个 平坦 区 ， 
离开 随便 强度 迅速 下 降 ， 至 所 一 处 
强度 衰 玻 和 至 0， 通 常 脉 冲 需 度 ， RA 
能 地 小 ， 以 便 在 睛 两 侧 的 平地 区 相 


133.322Pa) | , 电 - 广 气体 原子 、 放 


光 放 电 。 从 阴 要 至 阳极 间 整 个 电场 空 


当地 宽 ， 在 该 区 所 和 米 盖 的 谱 宽 频率 范 
围 兴 能 获得 几乎 基 等 强度 地 激发 。 所 
以 :个 单 脉冲 激发 实际 上 是 以 斑 为 
中 心 的 - :个 连续 频谱 去 照射 自 旋 体 
系 ， 相当 了 在 所 施加 的 脉冲 宽度 的 时 
何 间 障 内 完成 了 SRT. BEY 
证 的 自由 感应 衰减 (FD) 信和 号 经 健 
EETRI HA RH. TEARS 
度 ， 常 采用 周期 脉冲 来 激发 ， 是 等 间 
隔 《间隔 为 脉冲 周期 的 倒数 ) 的 离 
散 的 频率 谱 的 油 发 。 为 了 不 使 NME 
谱 中 的 谱 线 漏 测 ， 周 期 必须 足 能 长 ， 
使 其 倒数 必须 小 于 最 靠近 的 两 条 谱 线 
ZEREA, 在 一 般 情况 下 这 条 件 总 
能 满足 、 

脉冲 激光 嚣 。 pulse laser 只 能 对 
TEDRE. EnA E 
脉冲 式 的 激光 器 。 通 常 所 用 的 脉冲 激 
光 器 包括 有 财 体 激光 器 、 半 导体 激光 
器 及 高 压气 体 激 光 器 等 。 

BREE pulse width Xt AAE 
ERER ke (Ekm) 
PSE TIE, ARE, Je 
be HARES. EEA: 的 方 波 
脉冲 具有 特定 的 频谱 。 它 的 主 性 在 


(h- 2) A(R, 并且 
其 中 以 为 中 心 频 率 的 相当 宽 的 频 


E 谱 区 内 各 频率 的 射频 辆 射 的 强度 几乎 
” 相等 。 正 基 利 用 这 种 强 而 短 的 射频 及 


冲 的 作用 ， 可 使 不 同化 学 环境 中 的 核 
同时 以 等 强度 受到 数 发 。 
脉冲 和 倾倒 角 pulse frip angle S 
Pp BOA. JE SP fe EIR B, 
中 核 自 旋 体 系 受 到 施加 在 e BA é E 
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的 脉冲 射频 场 B (w) 作用 ， 当 频率 
与 体系 共振 频率 wo, 相等 时 ， 沿 x 轴 
上 的 磁化 汞 量 在 旋转 坐标 系 来 看 仅 受 
a4 MAB 的 作用 ,因此 它 以 
w 二 YB 的 圆 频 率 作 进 动 。 当 这 个 射 
频 场 的 发 射 持 绪 eT A, UR 
其 便 离开 z 轴 向 y HAA @ fA: 8 = 
yB,t,. 因此 9 Re RR MSL FY 
297 AL BY BK bY See SE Pe, 能 使 体系 
BEK BARTS) 90° ATT. e BK m a E 
便 称 为 90° 脉 站， 常常 在 徽 秒 数 量 
级 。 同 样 ， 若 脉冲 持续 时 间 能 使 体系 
磁化 矢量 烦 倒 180° 的 话 ， 此 脉冲 宽 
度 便 称 为 180* 脉 冲 ， 

脉冲 梯度 场 技术 
dienttechnique; PFG 为 效 得 分 辨 良 
好 的 NMR BA, FERRARO 
场 。 倘若 在 此 基础 上 用 脉冲 方式 在 平 
行 于 甫 磁场 方 向 (z 轴 ) 上 施加 一 个 
与 之 形成 -一 个 懒 角 间 的 梯度 磁场 ， 体 
FRUER ERNE Sh th SEA 
的 变化 ， 因 此 在 空间 位 置 上 对 体系 作 
了 “标记 ”， 同 时 体系 磁化 矢量 被 均 
_ 和 地 散 开 ,磁化 矢量 之 和 为 替 ， 观 测 
不 到 信和 号。 之后， 车 再 施加 一 个 与 上 
一 脉冲 完全 反 向 的 脉冲 ， 即 强度 的 绝 
对 值 相 间 ， 作 用 时 间 相 同 ， 只 是 方向 
AUR. EAT ARR AE A GR 
的 相反 ， 作 用 也 正 相 反 ， 此 时 体系 中 
散 相 的 磁化 矢量 按 空 间 位 置 又 重新 会 
聚 在 一 起 ， 这 就 是 裹 相 ¢ rephases ) 
RER (refocus), i HEE OT ft Re 
ATMS RAFI, HE 
脉冲 和 射频 相 结 合 ， 可 以 消 阶 不 希望 
要 的 入 号， 又 能 选取 某 特殊 的 磁化 矢 


pulsed field gra- | 


d 


fai CAT) 聚 相 ， 子 以 检测 ， 
采用 PFG 只 进行 -次 扫 撒 就 能 选 出 
用 常规 方法 需要 多 次 扫描 和 相位 循环 
二 能 选 出 所 需要 的 信和 号。 梯度 场 脉冲 
- 般 使 用 半 正 汞 流 形 。bFG 技术 最 早 


.是 在 核磁 成 像 CNMI) 中 作为 定位 之 


H. 现在 在 二 维 谱 及 儿 维 谱 中 已 得 到 
广泛 应 用 。 它 可 取代 相位 循环 ， 减少 


| 多 维 谱 的 蜗 加 次 数 ， 大 大 缩短 实验 时 
i 出 :利用 相 十 选择 ， 挑 出 有 用 信号 而 


MA “Hs” RRB BRA S: 
可 以 有 效 地 还 制 溶剂 峰 ; 降低 演化 期 


出 现 的 噪音 ， 显 著 改 善 谱 图 质量 。 


脉冲 同 核 去 看 ”pulse homonuclear 
decoupling; HOM 连续 波 NMR 方式 
KERERE HMR H n 的 干扰 场 
B, 连续 辐 照 被 干 扰 的 谱 线 来 实现 的 。 
脉冲 二 里 叶 变 换 NMR 方式 的 干扰 场 
B, 不 能 采用 连续 辐 照 ， 因 为 观测 三 
合 核 的 w Sv, 接近 ，B, 信和 号 会 进入 
接收 机 影响 观测 信号 的 接收 。 去 耦 脉 
冲 序 列 是 一 种 梳 状 脉冲 ， 它 的 脉冲 宽 
度 和 重复 时 间 应 选 定 只 有 它 的 中 心 频 
Sp, BERNE RIA, HE n 
对 准 某 条 被 干扰 的 谱 线 ， 而 其 他 频率 
AO TER Ft, eR 
B, 只 干扰 谱 中 一 条 谱 线 ， 由 此 获得 
选择 性 的 同 核 去 耦 。 这 个 去 耦 脉冲 序 
列 是 由 采样 脉冲 触发 ， 以 保证 同步 工 
作 。 WE r 可 实现 对 其 他 峰 的 同 核 
Zam, 调整 B, 场 强 ， 可 作 各 种 选择 
SAREE. 在 结构 分 析 中 用 寺 
简化 图 谱 ， 清 除 大 的 溶剂 峰 。 

BiH SEE pulse nebulization 
— A AIR T R FETE SD a BE 
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样 方法 。 它 与 常规 的 连续 进 样 不 同 ， 


EAER. RERS A 
KE FPR i Se ， 


已 发 展 多 种 的 脉冲 进 样 方式 和 装置 。 
它 的 特点 是 用 样 显 少 ， 可 用 于 高 售 盐 
ARMM m, SOUR AER. WE 


精度 可 以 达到 连续 进 样 相同 的 水 平 。 : 


使 用 脉冲 车 化 法 ， 归 求 仅 器 的 响应 时 
间 要 短 

脉冲 序列 与 时 序 图 pulse sequence 
为 获取 试 样 的 
特定 的 NMR 信息 ， 需 对 试 样 施加 射 
频 激 发 脉冲 或 组 合 脉 冲 ， 然 后 接收 藏 
Seek Ah BR ot BE as A ce BAe eR 
(FID) 信号, 经 过 一 个 向 冲 延迟 时 
构成 一 

完整 的 脉冲 序列 。 为 获取 信和 品 比 足 
ob asia Tose LAR EMA 序列 
足够 多 次 。 将 这 样 的 脉冲 序列 按时 间 
先后 顺序 绘 出 ， 即 为 脉冲 的 时 序 图 。 
Bkh REJE pulse damper 用 来 
减缓 液 流 脉冲 的 装置 。 在 液 相 色谱 位 
中 ， 最 常见 和 最 简单 的 脉 神 阻尼 器 是 
将 内 径 0.2 ~0. 5mm 的 不 锈 钢管 绕 成 
PPR, PASH A A 
量 的 波动 ， 起 到 一 定 的 缓冲 作用 。 为 
了 沽 小 谱 带 展 宽 ， 也 为 了 便于 清洗 和 
PRAM, AR BMRA AR 
可 能 小 。 

MiB slow passage NMR 实验 
以 连续 波 扫 场 方式 进行 时 ， 若 通过 共 
KANER ES PAR SURAT 


BT, wg BG ee we T 


SEET ES 


and time-order scheme 


CB, 为 射频 场 强度 ， 


PASAT. Bloch HRA ME 
化 强度 的 Bloch 方程 的 稳 态 解 是 利用 
子 慢 通 过 条 件 。 

慢性 毒性 试验 chronic toxicity test 
化 学 物质 在 动物 体内 积 车 的 现象， 是 
发 生 慢 性 中 毒 的 基础 。 慢 性 毒性 试验 
亦 即 长 期 地 以 -- 定 方式 与 肌体 接触 而 


”引起 的 毒性 反应。 其 试验 方法 是 ， 在 


实验 动物 的 大 部 分 生命 期 间 将 受 试 化 
学 物质 以 一 定 方式 染 毒 ， 观 察 动物 的 
中 毒 表 现 ， 并 进行 生化 指标 、 血 液 学 
指标 、 病 理 组 织 学 检查 。 

漫 反射 光谱 diffuse reflection spec- 
troscopy; DRS 红外 光谱 学 的 一 种 特 
殊 采 样 技术 。 司 用 漫友 射 附件 ， 可 避 
获得 近 红 外 “中 红外 和 远 红 外 渡 反 射 


JE. 漫 反射 技术 主要 用 于 测量 粉末 


样品 和 译 间 的 液体 。 对 粉末 样品 几乎 
不 需要 样品 制备 ， 只 需 用 合适 的 基质 
特 待 测 样品 稀释 ， 有 效 地 消除 镜面 反 
射 和 避免 产生 吸收 峰 饱 和 现象 。 潮 量 
中 红外 谱 反 射 光 谱 时 ， 常 用 的 稀释 基 
质 为 KCl 和 KBr 等 。 测 量 近 红外 和 远 
红外 谭 反 射 光谱 时 ， 由 于 谱 带 强度 
$. HE CARA. SBE 
FER, WATE PER Se 
用 硫酸 钮 粉 未 ， 测 量 远 红外 漫 记 射 光 
Ti PRL RE ZR, WE 
Of FERRET Fb HE AR BE A 
比 的 优点 结合 高 效 收 集 光 学 温 反 射 附 
件 的 发 展 ， 使 红外 漫 反射 技术 得 到 了 
广泛 的 应 用 。 但 漫 反射 光谱 强度 的 重 
AHERE, 用 于 定量 分 析 结 果 的 误 
ARK. 

@ ESI diffuse reflection prin- 
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SCRA RE Fan LAT, — iB 


ciple 


分 光 在 样品 表面 产生 镜面 反射 ， 男 一 : 


部 分 光 经 折射 进入 样品 内 部 ， 在 样品 
内 部 与 样品 分 子 作 用 而 发 生 友 射 、 折 
射 、 散 射 和 吸收 现象 ， 最 后 光线 由 样 


散 向 空间 各 个 方向 而 被 称 为 温 反 射 
dé. ETERS GRA APE AR 
Hab EEA. Ae Re aH 
RAR GS SMA, ER 
GND AR. CA BE. 
毛细 管 壁 静态 改 性 static modifica- 
tion of capillary wall 39 [fe a] GE HIH 
BRR ROE AR, BE 
毛细 管 壁 处 理 改 性 ， 称 力 静 态 改 性 - 
通常 是 先 用 侦 联 剂 和 管 此 单 分 子 层 作 
用 ,然后 再 接 上 由 应 的 聚合 物 . 
毛 纳 管 常数 capillary constant 极 
谱 分 析 中 使 用 湾 求 电极 ， 由 于 党 贮 针 
FRAT, AHA 0.05 ~0. 1 


“AVAL A Re. FRE p HME 
m (mg: s”') MURATA ( RE 
时 间 ) 1 (s) 层 毛细 管 特 性 ， 而 万 考 
MAH BR i, = 607nD3 mies e 中 的 
RR mi hy EMER, SRE 
高 产 增 加 时 ， 流 速 亚 增 大 ， 滴 落 时 
Ali me, (AAPL SE RE, 


SORE ¢--ER, RRP Bt | 


流 iy KADRE T mies. UE 
同 -一 试 液 ， 使 用 不 间 的 毛细 管 ， 测 得 
Ave, 不同,，m 和 :部 可 以 由 实验 测 


行 比较 ， 极 谱 分 析 报 告 中 应 注 明 m3 


; CSFC 


起 的 数值 。 毛 网管 常数 除了 受 毛 细 管 
本 身 的 几何 形状 、 球 柱 高 度 的 影响 
gh, WER AN (AD 还 受 外 加 电位 的 影 


， 响 . AAT ae A PR TB] SA 
| ARLE. 但 是 , 扩散 电流 只 
名 表面 辐射 出 来 辆 射出 来 的 光 由 于 | 


ae 的 六 分 之 一 次 方 而 变化 ， 因 此 在 
一 较 小 的 电位 范围 内 ， 这 种 变化 可 以 
A. 

毛细 管 超 临界 流体 色谱 法 
lary supercritical fluid chromatography ; 
PAAR BRM EM 
FH., Chet HEALED ite FRR BE 
HWRE SRR Ee. An EF 
HARHA 50 ~ 100pm MG HE 
联 柱 ， 这 种 柱 必须 能 耐 流体 冲洗 及 压 
力 急剧 开 隆 波动 的 冲击 。 气 相 色 谱 法 
和 液 相 色谱 的 检测 器 及 质 诺 、 红 外 光 
谱 都 可 作为 CSFC 的 检测 器 ， 但 最 常 
用 的 还 是 FID RA (CBR we 


capil- 


| 高 子 化 检测 器 条 ) - 
mm 的 玻璃 毛细 管 底 端 韦 续 地 形成 大 


毛细 管 的 屏 项 效应 ”capillary shield 
screen effect FEE GRR HER EA 
散 电 流 方程 时 ， 假 定 滴 示 其 译 于 溶液 
中 ， 去 极 化 剂 从 四面 八方 对 称 地 向 滴 


| 和 东家 面 扩 散 ， 实 际 上 ， 在 滴 采 的 顶端 


是 毛细 管 ， 其 所 遮盖 的 区 域 就 没有 扩 
散 ， 因此， 实际 所 得 的 电流 值 比 利 用 
方程 式 预期 的 理论 值 稍为 小 些 。 这 种 
效应 称 为 毛细 管 的 屏 苹 效 应 。 
SARS RH capillary isoelec- 
tric focusing ”基于 不 同 蛋 白质 或 多 豚 
之 间 等 电 点 {pH 值 ) 的 差 拭 的 分 离 


l 复式 。 用 呵 性 电解 质 在 毛细 管内 建立 
得 . 为 了 对 不 问 毛 细 管 的 扩散 电流 进 


PH 梯度 ， 使 各 种 具有 不 同等 电 点 的 
蛋白 质 在 电场 的 作用 下 渤 移 到 等 电 点 
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ASCE, Fa ER - | 研究 提供 了 简便 有 效 的 手段 。 
毛细 管 等 速 电文 isotachophoresis 毛细 管 电泳 电 喷 千 质 谱 联 用 cap- 


毛细 管 电泳 分 离 模式 之 一 。 是 基于 ， 


样 量 中 各 组 分 电泳 迁移 率 的 差异 ,但 
E PSS TK A A, E 
电泳 采用 的 是 韭 连续 的 电解 质 溶 
渡 一 一 朋 导 史 解 质 深 液 充满 整个 毛 给 
管 ， 其 消 度 高 于 任何 样品 组 分 ; 终结 
ARRERA 二 一 增 的 电泳 梢 中 ， 其 
消 度 低 于 任何 样品 组 分 。 被 分 离 组 分 
PAA ETE PA]. AAS AL 
SR AE TD ATH ok A RE PERE RE 
窗口 。 

5, 0 & a & if 


capillary electro- 
chromatography 
BORA LS, We ieee 
tit OE SRA A ANSE, 
质 根据 它们 在 流动 村 与 固定 相 中 分 配 
系数 不 轩 和 和 白 身 电泳 灌 度 的 差异 得 以 
分 离 胸 一 人 种 新 告 高 效 微分 离 技 术 。 
毛细 管 电泳 
ss RTE LAR pie a TEE 
场 作用 下 发 生 迁 移 的 电动 现象 。 
氟 细 管 电泳 电化 学 法 
electrophoresis electrochemical method 
将 毛细 管 电 沪 和 电化 学 检测 相 结合 
的 分 离 分 析 方 法 ， 它 具有 灵敏 度 高 
{ 检 出 限 可 达 10 ~ 107" mot - 
D, GRRE. 分离 效率 高 
{ 柱 效 可 达 几 十 方 理论 坪 板 数 }， 而 
BRABUS (1~ 1I0m) ,可 获得 大 
量 信息 等 优点 ， 


别 蚌 用 于 多 种 药物 的 手 性 拆 分 和 测 
定 ， 为 手 性 药物 的 合成 ,筛选 和 药 效 


将 HPLC PRE ， 


capillary electrophore- | 


capillary | 


| 分 析 的 高 选择 性 、 
PAL. EAL | 
D, HRS RDO MO. 特 


illary elecirophoresis-electrospray ioniza- 
tion mass spectrum; CE-ES/MS El 
电 喷雾 接口 技术 将 毛细 管 电 汪 系统 与 
质谱 仪 连 接 。 在 高 电场 (3 ~ 10kY) 
CP Ean TE ee de EA 
柱 端 形成 荷 电 的 液 滴 ， 经 过 溶剂 的 本 
断 蒸 发 形成 极 小 的 气相 离子 ， 然 后 进 
入 质谱 分 析 器 。 

毛细 管 电泳 基质 辅助 激光 解吸 电离 
Ria Mee off-line capillary elec- 
trophoresis-mairix-assisted laser desorp- 
tion/ionization-mass spectrometry; off- 
line CE-MALDI-MS 将 毛细 管 电泳 分 
离 的 样品 先 离线 收集 ， 然 后 将 样品 组 
DTS RA BARR E if 
上 ,在 室温 干燥 后 放 人 质谱 计 ， 用 高 
强度 脉冲 激光 辐射 ， 产生 气相 的 分 子 


: 离子 进行 质谱 分 析 的 .- 种 新 方法 。 


毛细 管 电泳 离子 分 析 capillary ion 
analysis 将 毛细 管 电 访 用 于 分 离 分 
杭 无 机 离子 和 可 离 解 的 有 机 分 子 。 

毛细 管 电泳 免疫 分 析 
analysis of capillary electrophoresis Æ 
细 管 电泳 与 免疫 分 析 联 用 的 分 析 方 
法 。 它 是 利用 抗原 抗体 复合 物 与 游离 
MSR. TARR KAA LHR, 


immunity 


， 将 毛细 管 电泳 作为 免疫 分 析 中 的 分 离 


SMF. RPK AEA et 
电泳 的 高 分 离 效 率 
和 检测 的 商 灵 敏 度 。 

毛细 管 分 析 capillary analysis 
种 简单 的 定性 鉴定 物质 的 方法 。 它 是 
基于 反应 产物 被 滤纸 吸附 程度 的 不 
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情况 来 进行 物质 鉴定 的 方法 。 
RRR aA capillary mi- 

cellar electrokinetic chromatography 在 

FLERE PPR PA a ae CEA, 1 


RTS HME ER | 
WEE (cv ) 时 ， 表 而 活性 剂 分 子 之 | 
间 的 玖 水 基 团 聚集 在 一 起 形成 胺 束 | 
| 有 相同 组 分 和 相同 浓度 的 背景 电解 质 


(BIRAR). 深 质 基于 在 水 相 和 腕 束 
相 之 间 的 分 配 系 数 不 同 而 得 到 分 离 , 
ZAGREB capillary gel elec- 
trophoresis 7E GANA AARI 


MHD, 将 生物 天 分 子 ， 如 蛋白 


I. DNA 片断 ， 技 分 子 基 大 小 进行 分 
离 的 一 种 分 离 模式 。 

EFA capillary gel columa 
以 凝 胶 物 质 作 为 支持 物 的 毛细 管 柱 。 
毛细 管 气相 色 潜 法 capillary gas 
chromatography ”使 用 具有 高 分 离 效能 


的 毛 纲 管 柱 以 分 离 复杂 组 分 的 气相 色 | 


WE. 1957 年 Goiay 用 一 根 长 tm、 内 
$20. 8mm., ARR ERASE T 
SER, EREA TPR ERA E 
谱 柱 ， 估 们 习惯 称 它 为 毛细 管 色谱 
柱 。 这 是 一 种 内 径 只 有 中 1 ~0. 5mm, 
长 度 10 ~ 300m 的 空心 色谱 柱 ， 理 论 
塔 板 数 可 达 2000 ~ 5000， 总 柱 效 最 高 
可 达 10°, MASH MRA ALIS WI 
RT ROR, UAE, MERAT 
许多 新 的 毛细 管 色 谱 福 型 ， 如 名 孔 层 
开 管 柱 、 石 英 弹 性 开 管 柱 、 刍 人 台 、 交 
联 开 管 柱 等 。 

毛细 管 亲 和 电泳 afinity capillary 
electrophoresia 是 亲 和 技 术 在 毛细 管 


同 ， 利 用 其 在 恋 纸 纤维 内 扩散 移动 这 | 
度 的 差别 ， 观察 上 反应 产物 斑点 的 移动 | 
其 他 小 分 子 ) 与 受 体 之 间 存 在 不 同 的 


电 湾 中 应 用 而 形成 的 毛细 管 电 涨 的 
CRA. ERA (RHI. KR 


作用 力 或 不 同 的 结合 常数 ,形成 具有 
不 同 薪 质 比 的 配合 物 ， 利用 毛细 管 电 
泳 进行 分 离 和 检测 。 

毛细 管区 带电 泳 capillary zone 
electrophoresis 毛细管 电泳 最 基本 的 
一 种 分 离 模式 。 毛细 管 和 电极 档 内 充 


Am (SOG), 样品 从 毛细 管 的 
一 端 【 进 样 端 ) 导入 ， 当 毛细 管 两 端 
加 上 :证 的 电压 后 ， 荷 电流 质 便 朝 其 
电荷 极 性 由 友 的 电极 方向 移动 ， 由 于 
样品 组 分 间 的 消 度 不 同 ， 它 人 科 的 迁移 


| 巡 度 不 同 , 汪 而 经 过 一 定时 间 后 ， 各 


组 分 将 按 其 速度 【或 消 度 ) 大 小 顺 
Fe, 依次 到 达 检 测 器 被 检测 ， 得 到 按 
时 间 分 布 的 电泳 谱 图 。 

SWAB BRR the effective 
length of capillary electrophoresis 在 毛 
细 管 电泳 中 ， 毛 细 管 的 进 样 端 至 检测 
窗口 的 距离 为 毛细 管 的 有 效 长 度 。 

毛细 管 噪声 电流 capillary yawp 
curent “KR FA. Bale pay 
RAEE, PARFEO HEREA 
HAERE, ERRA EME ESS 
Fel) FEE oe AR A BS. A A ae 
线 的 电势 跟随 滴 汞 电极 电势 的 变化 ， 
产生 了 不 规则 的 充电 电流 和 溶液 薄膜 
中 离子 的 氧化 还 原 反 应 所 产生 的 毛细 
管 电流 。 这 层 液 膜 的 厚 湾 和 长 短 ， 对 
FARELER, TAN, AMERS 
HE 

毛细 管 柱 的 交 联 cross-linked capil- 
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lay FEMA ABE, 最 常用 的 
REA foc (ah is A Re A, Be A t 


FRA RE EA | 
| TEZE KCI 中 制 成 的 一 种 ESR 标准 样 


管内 壁 的 线 型 分 子 固 定 相 进行 诡 联 ， 
从 线 型 结构 变 成 网 状 结 构 ， 以 提高 色 
HEHE [A zE AA AO EA AE rE AA M tE. Mi 


A, SIR RAAF OR 


村 的 清洗 . 

EM BHAR capillary column de- 
activation ”封闭 或 除去 存在 于 有 英 毛 
细 管 表面 的 有 了 吸附 活性 的 活性 基 团 ， 
EREA AE SP HE 
能 良好 的 毛细 管 柱 应 具备 柱 效 高、 吸 
附 活 性 低 、 热 稳定 性 好 及 保留 性 能 重 
复 性 好 的 煌 点 ， 半 要 达到 上 述 的 要 
R, 去 活 旦 必 不 可 少 的 步骤 。 去 活 的 
方法 很 多 ,但 是 没有 一 -种 是 方 能 的 去 
活 方法 ， 必 须 依照 柱子 的 材质 和 所 涂 
固定 相 的 相同 而 采取 不 同 的 去 
活 方法 。 

煤 对 二 氧化 夸 的 反应 性 carboxy 
reactivity 也 称 煤 对 二 氧化 碳化 学 反 
应 性 。 指 煤 在 规定 条 件 下 将 二 氧化 碳 
还 原 为 一 氧化 碳 的 能 力 ， 或 者 说 煤 中 
的 碳 与 二 氧化 碳 进行 氧化 还 原 反 应 的 
皮 应 能 力 ， 安 以 被 还 硬 成 一 氧化 碳 的 
二 氧化 碳 量 占 参 加 到 应 的 二 氧化 碳 总 
苇 的 百分数 来 表示 。 煤 的 反应 性 与 煤 
的 气 化 和 燃烧 有 密切 关系 ， 它 直接 反 
映 了 煤 在 炉 中 的 作用 情况 。 上 反应 性 强 
的 煤 在 气 化 和 燃烧 过 程 中 ， 反 应 速 诬 
快 ， 效 率 高 。 反 应 性 强 弱 直接 影响 炉 
于 的 耗 煤 量 、 耗 扎 量 及 煤气 中 的 有 效 


成 分 等 。 因 此 ， 测 定 煤 的 反应 性 ， 对 


— ROH. ATLA EA BF 
量 的 指标 。 

煤 样 ”pitch sample ”是 将 煤炭 粉末 
品 。 在 真空 状态 下 制备 和 封装 可 获得 
长 寿命 的 稳定 自由 基 ， 且 介 电 损耗 
E., RETRETAR PEA hk H 
由 基 。 ERE — Be ob R EA S 


at 


BE enzyme 由 生物 体内 产生 的 具 
有 特异 催化 作用 的 一 类 和 蛋白质。 每 种 
酶 仅 能 催化 一 种 类 型 的 反应 ， 具 有 底 
DPR. FAH AR EEE. 
底 物 与 酶 的 特定 作用 区 域 ， 称 为 酶 活 
性 部 位 。 按照 底 物 性 质 和 催化 反应 的 
类 型 不 同 ， 酶 分 为 §6 AB: 氧化 还 原 
E. RER., KRE, SRE RI 
酶 和 连接 酶 .每 个 能 通常 有 两 个 名 
称 : 俗名 和 系统 命名 。 大 多 数 俗 名 是 
在 底 物 名 之 后 加 上 ase, We 
酶 一 一 cellulase; 有 的 则 在 反应 名 称 
之 后 加 上 ase， 如 脱 气 酶 -一 dehydro- 
genrase。 系 统 命 名 中 每 个 酶 以 4 个 数 
字 给 成 的 数码 表示 ， 第 1 个 数字 代表 
酶 的 大 类 《 即 参 与 的 反应 类 型 )， 第 
2,3 个 数字 代表 亚 类 和 亚 亚 类 { 即 参 
与 反应 的 特 居 性 基因 ， 第 4 个 数字 
代表 单一 绝对 定义 序号 。 

酶 标记 enzyme labeling 一 种 组 织 
中 探寻 抗原 或 抗体 的 方法 ， 它 的 依据 
是 将 抗原 或 抗体 与 -种 酵 结 台 ， 二 后 
利用 酶 的 已 知性 质 测 定 酶 在 组 织 中 的 
位 置 。 

酶 传感器 将 酶 分 


enzyme sensor 


于 进一步 探讨 煤 的 燃烧 、 气 化 机 理 有 ; 子 通过 吸附 、 键 个、 交 联 或 包 埋 等 方 
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AM ae Te ee ae A TT AY | 


传感器 , 
酶 能 化 动力 学 分 光 光 度 法 enzyme- 


catalytic kinetic spectrophotometry 


建立 的 一 类 测定 酶 、 底 物 【 生 特有 
机 分 字 )、 激 证 剂 和 抑制 剂 {无 机 离 
T) 的 催化 动力 学 分 光 光 度 法 ， 即 


利用 底 物 深度 对 了 酶 催化 反应 的 反应 速 


度 的 影响 测定 酶 、 底 物 ， 利 用 低 浓 度 
时 酶 反应 的 初始 速度 与 激活 剂 的 铺 度 
BEEE, WE RGA RAE: AAR 


Hel FSD FETE Se S ERER, BERK | 


催化 反应 速度 ， 测定 抑 制剂 的 浓度 
等 酶 是 一 种 生物 催化 剂 ， 其 有 极 高 
的 催化 效率 (上 脏 仙 化 反应 的 反应 速 


度 比 一 般 化 学 催化 剂 催化 反应 速度 高 | 


Lo’ ~ 104%), 每 一 种 酶 只 能 催化 一 
种 反应 ， 有 高 庆 专 一 性 ， 故 方法 的 选 
择 性 很 好 ; AG ETE ey 2 A 
{一般 在 20 ~ 40°C , 
洲 液 中 进行 ， 无 浩特 殊 试 剂 )， 故 酶 
催化 动力 学 分 光 放 度 法 有 重要 的 应 用 
前 景 。 

PER BU AY enzyme allosteric 
effect fh A —- 96 ti (Bi fy HE LiF 


剂 ) ， 能 够 影响 酶 分 子 的 构象 因而 能 | 


增加 或 抑制 酶 的 活性 。 效 应 剂 是 以 非 
共 价 键 的 形式 结合 到 酶 分 子 的 特定 调 
节 部 位 (调节 基 团 或 位 点 ) 后 ， 可 


以 改变 酶 的 构象 ， 从 而 影响 酶 活性 部 | 


位 与 底 物 的 结 从 - 
酶 的 放射 化 学 测定 法 enzyme ra- 
diochemical assay 一 种 测定 酶 活性 的 


利 | 
用 酶 对 某 些 反应 的 催化 性 ， 或 某 些 组 | 
分 能 组 抑 或 促进 酶 催化 反应 的 性 质 所 


pH =4~9 BEAK ， 


JE. Al a ea EE 
HEHE Re, A Re ie E 
后 ， AABH ARP ARN Se 
余 的 放射 性 底 物 ， 测 定 反 应 产物 或 剩 
余 底 物 的 故 射 性 活 度 ， 求 得 被 测定 样 
品 中 酶 话 牲 单 售 。 该 法 的 特点 是 灵敏 
Bm, WS. MERE, 
HER HR 
E. GOP ee ARPE, #5 
BERERIN, 5RN 
物 活 度 的 变化 ， 补 离子 电极 所 响应 。 
酶 电极 出 于 酶 催化 反应 的 选 搓 性 很 
强 ， 在 生化 分 析 中 具有 重要 的 意义 。 
BATE enzyme activity unit 
RENE REIS CE Ai eas. EEE aR 
位 是 指 在 规定 的 条 件 下 ( 即 温 度 、 
pH 值 和 足够 的 座 物 浓度 等 ) 使 某 --- 
能 促 反 应 达到 一 定 速度 需要 的 酶 量 ， 


enzyme electrode 


| REAL Bieta] CBP, 分 或 小 


时 计 ) 内 反应 物 的 变化 量 来 表示 之 ， 
1 国际 单位 为 在 规定 条 件 下 催化 
lumo EP AAG 

酶 联 和 免疫 传感器 enzyme linked 
immunosensor 利用 酶 分 了 的 放大 作 
H. 将 酶 标记 的 抗体 或 抗原 分 子 固定 
于 一 定 的 转换 器 表面 而 构 置 的 
传感器 。 

MRSA AE enzyme-liked im- 
munosorbent assay; ELISA XER 
免疫 吸附 试验 。 将 可 洲 性 抗原 或 抗体 
吸附 于 男 相 载体 上 ， 利 用 酶 标记 的 搞 
体 或 抗原 与 相应 的 抗原 或 抗体 结合 ， 
形成 酶 标记 的 免疫 复合 物 ， 加 大 相应 


| 的 眩 的 底 物 ,根据 关 色 深浅 判断 结果 
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的 酶 免疫 技术 . 主要 用 来 检测 可 溶性 
抗原 或 抗体 。 
ME BR N E 


enzyme-linked 


immunosorbent assay; ELISA 利用 特 ， 


SPEER A RE CR) 在 一 
PPB (WED 板 条 小 孔 或 小 管 中 ， 
热 后 ， 用 一 个 结合 物 【 即 与 特定 酶 
联结 的 抗体 球 和 蛋白 或 抗原 ) 处 理 试 


验 体系 来 测定 抗原 抗体 结合 物 ， 洗 去 


实验 体系 中 未 结合 的 结合 物 ， 同 适当 
的 底 物 一 起 保温、 再 用 分 光 光 度 计 或 


RR Be A. A 


RAE, FER. MR ee 

且 前 应 用 十 分 广泛， 有 直接 法 、 间 接 
法 和 竞争 法 等 ,市场 上 已 有 商品 化 的 
RAHA E., 

酶 免疫 分 析 
先 将 抗原 与 酶 经 缩合 或 用 交 联 剂 制 成 
抗原 - 酶 复 人 台 物 ， 并 同时 如 人 无 标记 
抗原 ， 在 抗体 工 发 牛 复 标记 和 和 克 标记 


enzyme immnunoassay 


REZEN, AMS Re | 
体 - 抗 原 - 酶 复合 物 ， 分 别 测定 结合 型 ， 


和 游离 型 的 酶 活性 。 从 多 个 不 同 量 的 


无 标记 抗原 “标准 抗原 ) 按 同 样 操 ， 


作 分 别 得 到 的 信号 值 ， 可 以 绘制 标准 


曲线 ,样品 按 辣 样 的 操作 所 得 到 信号 | 


值 ， 可 以 从 标准 曲线 上 求 得 检 品 中 抗 
ATH, Uh RAEES 
He. Wei ARK. SHUR He 
心 起 结合 的 方法 等 ， 这 些 方法 都 需要 


将 结合 型 和 游离 型 进行 分 离 。 酝 标记、 


免疫 分 析 测 定 不 需要 特殊 的 设备 ， 拘 
作 简 单 。 

醇 抑 制 法 enzymatic inkibition 
method ”利用 -- 些 农药 对 得 的 抑制 作 


用 进行 农药 分 析 的 方法 。 有 机 磷 或 氨 
基 甲 酸 酯 农药 对 动物 组 织 或 血液 中 的 
FRE BE BE AL FS RE RW yA ll EB 
栈 对 基质 进行 水 解 后 生成 物 的 数量 与 
MMA, MME SRA 


| SRA, AN ata. 


TARE RE. AN RE. 
(OER AE SEAR. ARAT 
R. HA RE eR A fF TE 
体 成 分 。 

每 日 允许 摄 入 量 acceptable daily 
intake; ADI HRAMJ--EH, AR 


| 和 人 某 一 种 农药 一 定 剂量 后 ， 没 有 发 现 


明显 危害 ， 即 在 观察 生命 过 程 中 或 完 
结 后 未 发 现 由 此 引起 任何 伤害 。ADI 
的 单位 为 mg. kg !， 药 物 量 以 mg 


- it, APP SOE SW 60kg 计 。 每 日 介 


主 摄 人 量 是 农药 毒 理 评价 的 首要 指 
标 . 数据 是 通过 对 实验 动物 长 期 慢性 
毒性 试验 而 取得 的 ， 除 必须 进行 致 
癌 、 臻 畸 、 致 突变 试验 外 ， 还 需 进行 
神经 毒性 {特别 对 于 有 机 磷 农药 扣 
制 乙酰 胆 碱 酯 酶 的 活化 作用 ) 、 遗 传 
基因 毒性 、 免 疫 毒 性 、 体 内 吸收 、 分 
布 、 代 谢 和 消解 等 项 目的 试验 。 柱 据 
几 我 动物 代谢 试验 数据 ， 请 定 某 种 农 
药 的 最 大 无 作用 剂量 。 将 这 个 动物 毒 
性 试验 数据 ， 除 以 安全 系数 外 推 芭 人 
ERE ADI 值 . 

PHBA Gated decoupling TERK 
冲 傅 里 吐 变换 NMR 实验 中 ， 用 控制 
辐 照 通道 射频 发 射 机 的 开 区 《和 门 )， 
对 体系 中 某 核 进 行 去 看 和 不 去 大 的 方 
iE. TE C-NMR Rh, EARE 
对 "C 核 施加 一 个 观测 脉冲 (比如 
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99" 脉 冲 ) 之 前 ， 启 不 辑 照 通道 的 射 | 
频 发 射 使 'H AB MISH MS | 
的 3C 核 因 NOF 效应 随 着 辑 照 时 间 的 | 
| 发 给 实验 室 或 分 析 人 员 使 用 的 以 检查 


延长 会 使 信号 增强 ， 为 了 保留 ”C-'H 


ARMA. TERPS eR 


BEE. ent Rd Bc 
HEERA. AE TIHE TTS 
信号， 提高 了 入 噪 比 。 此 法 用 于 辐 种 
核 素 时 ， 往 往 可 消除 大 的 溶剂 峰 ， 比 
如 水 峰 。 避免 人 信和 号 过 大 而 影响 有 出 
的 小 信号 的 检测 ， 称 为 同 核 门 控 
EA. 
DERE 一 -种 


mogney viscosity 


RD BEY HEE AIS ER, TER | 


EL BYTE A, Pe aE IE 
活动 面 (转子) 和 国定 面 (上 下 模 
FES) 之 间 试 样 变形 时 所 受 的 扭力 来 
确定 。 其 值 视 测试 条 件 不 同 而 异 ， 通 
常 应 注 明 测试 条 忻 。 在 我 国 和 通常 伺 
MLI + 4100 或 M31 + 4100 来 表 
示 。 其 中 M 表示 门 尼 , LL 表示 用 大 
转子 ,& 表示 用 小 转子 。1 表示 预 热 
lmin，4 表示 试验 4min。 门 尼 数 值 越 
K, RRBRMA, A WHR, 
广泛 用 来 作为 控制 橡胶 胶 料 工艺 性 能 
的 一 项 指标 。 

经 标 MnO marker 将 2 {HERS 
RT Ft HIERA Mn’ * MgO 
BABAR. 作为 ESR 测试 时 的 标 
准 样品 ， 其 ESR 谱 为 等 商 的 六 重 蜂 ， 
主要 用 于 校正 磁场 打 场 宽度 并 用 于 确 
定 样品 的 = io SEER ESR 潜 线 中 第 3 
SAGA g THY 2.034, 4 条 峰 的 g 
(A049 1.981, HRB TSAR 3 条 
和 第 4 WES [oS Oa 


HOW 8. 69mT。 
EWE in coded sampe EMH 
特性 量 值 , (AM EA “AR” GH 


与 评定 其 分 析 技 术 水 平和 分 析 测 试 质 
ERE mo SRE FE do OT LA E he HE A 
质 ， 亦 可 以 是 各 级 管理 样 。 

HR immune 是 指 机 体 免 疫 系 
SS “Be” 5 “ska” AES 
质 的 过 程 。 对 自己 抗原 物质 无 天 然 耐 
SHEA. MMe er EHR 


| 作用 的 一 种 生理 功能 。 正 常情 况 下 ， 


这 种 功能 对 机 栖 是 有 益 的 ， 可 产生 杭 
感染 、 抗 肿瘤 等 作用 以 维持 机 体 生 理 
平衡 和 内 环境 的 稳定 的 保护 机 制 。 在 
一 定 条 件 下 ， 免 疫 功能 失调 时 可 产生 
SUA SARE, UR 
应 、 自 身 免疫 性 疾病 和 肿瘤 等 。 

ERICH HK immunolabeling 
technique ”和 将 抗 不 -抗体 有 反应 与 标记 
技术 相 结 合 ， 用 以 检测 抗原 或 抗体 的 
-- 种 试验 方法 。 通 常用 荧光 素 、 酶 或 
放射 性 同位 紊 标记 抗体 或 抗原 进行 试 
验 ， 标记 后 抗体 或 抗原 仍 能 表现 原 有 
的 生物 学 活性 。 免 疫 标记 技术 敏感 性 
高 ， 特 异性 强 ， 应 用 范围 广 ， 不 但 可 
以 对 抗原 或 抗体 进行 定性 或 定量 测 
定 ， 而 且 还 可 用 来 观察 抗原 、 抗 体 或 
抗原 -抗体 复合 物 在 组 织 、 细 胞 内 的 
分 布 和 定位 。 根 据 标记 物种 类 的 不 
同 ， 本 技术 可 分 为 三 种 基本 类 型 ， 即 
免疫 荧光 技术 、 免 疫 酶 技术 和 同位 紊 
PRICE 

免疫 传感器 immunosensor 一 :种 
能 检测 抗原 或 抗体 的 传感器 。 可 以 应 
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用 于 测定 各 种 抗原 、 半 抗原 和 抗体 ， 
分 析 范 围 包括 能 够 进行 免 症 反应 的 多 
AE Mia thw (MRR. BA 
质 ) 、 药 物 和 毒物 等 。 

免疫 电极 immunity electrode Fl 
ASOD UA BAAS HERA TT 
制 成 的 电极 . JP PRP 
BR, SAR, Re eee 
存 于 膜 中 仿 酶 电极 ， 则 可 测定 抗原 。 

PEHA immunoradiometric 
assay; IRMA — ff 2 ee SE Ie fie 
标记 的 抗体 与 不 足 量 抗原 之 间 特 异性 
结合 反应 为 基础 的 微量 分 析 技 术 。 训 
射 性 标记 抗体 4 与 不 足 量 的 抗原 4， 
RER., ÆRA -A BAM, Wi 
人 抗体 免疫 吸附 剂 吸附 在 免疫 反应 中 
番 余 的 标记 抗体 4 ， 离 心 分 离 后 ， 


分别 测定 上 请 液 和 沉 六 部 分 的 放射 性 | 


WE, MEA tm PHA A, BIS, 
生成 的 4 -A 复合 物 就 多 ,在 上 清 
液 中 测 得 的 放射 性 活 讼 就 高 ， 与 相同 
条 件 下 的 标准 曲线 比较 ， 可 以 计算 出 
样品 中 抗原 A, 的 含量 。 它 与 放射 免 
疫 分 析 的 区 别 是 标记 抗体 ， 而 不 是 标 
记 抗原 。 特点 是 高 灵敏 诬 和 特异 性 、 
用 样 量 小 ， 方 法 简便 ， 特 别 适 全 于 不 
易 标 记 的 抗原 或 标记 后 容易 失 活 的 生 
物 活性 物质 的 测定 。 

免 羔 酶 技术 immunoenzymatic 
technique 当 乔 应 用 最 为 广泛 的 免疫 
检测 方法 之 一 ,本 法 将 抗原 -抗体 反 
应 的 高 度 特异 性 与 酶 对 底 物 的 高 效 催 
化 作用 有 效 结合 起 来 ， 根 据 酶 作用 底 
物 后 的 颜色 变化 ， 可 用 酶 标记 测定 仪 
作 定 性 或 定 基 分 析 。 常 用 于 标记 的 酶 


l 


APRII RALHA (horseradish per- 
oxidase, HRP) 和 碱 性 爸 酸 酶 (alka 
line phospbhatase ) ， 它 们 与 抗体 惑 抗 
原 结合 后 ， 本 身 活性 不 受 影 响 ， 也 不 
名 响 抗 体 或 抗原 的 生物 学 活性 。 相 应 
展 物 为 信人 芋 二 上 胺 和 对 硝 基 荣 磷酸 栈 。 
近年 发 展 起 来 的 酶 联 和 免疫 吸附 实验 是 
免疫 酶 技术 的 一 个 重大 改进 。 

EME HE immunoaffinity 
chromatography 以 化 学 法 将 特异 性 
抗体 免疫 球 蛋 白 {或 特异 性 抗原 ) 
RER ATELE, REREH 
柱 ; 当 被 检测 的 样品 过 层 析 柱 时 ， 其 
与 相应 的 抗原 【或 抗体 ) 相 结 合 ， 
然后 以 某 一 种 淋 洗 液 进行 洗 脱 ， 以 除 
去 其 他 未 被 结合 的 非特 异性 物质 并 
在 某 一 洗 脱 段 回收 已 离 解 的 特定 抗原 
‘或 抗体 ) 物质 。 本 法 用 于 在 混合 样 
品 中 提取 单 -物质 。 

EREA immunoglobulin; Ig 
是 指 上 共有 抗体 活性 或 化 学 结构 上 与 抗 
体 相 似 的 球 蛋 白 。 抗 体 是 免疫 球 蛋 
A, 但 免疫 球 蛋 白 不 一 定 为 抗体 。 免 
疫 球 蛋白 普遍 存在 于 血液 、 组 织 液 及 
AEP, ARES OEE. Æ 
WA, 在 60 ~70U 即 补 破坏， 能 被 
多 种 蛋白 酶 水 解 ， 也 能 使 蛋白 质 凝 十 
变性 ,破坏 抗体 活性 ， 可 被 中 性 盐 类 
沉 流 ,常用 50% fl ARLE Se eR e 
钠 从 免疫 血清 中 提取 抗体 球 蛋白 。 人 
类 天 根 据 其 重 链 稳定 区 的 分 子 结构 
AGUIRRE, TAAA, Bp 
ig. IgA, IgM. [gD 和 IgE. 它们 的 
BES BIL 5 ar A Ry. a, u. 
5 和 & Ra, BRAM RE AA 
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亚 类 存在 ， 称 为 免疫 球 蛋 白 亚 类 。 人 人 
血清 中 以 lgG PRBS, WARS, 
IgM 较 少 ，IgD 与 gE Rtt, Ie at 
PRA, AA 1000 个 以 上 的 和 氨基酸 
Re. 各 类 Ig 具有 一 定 的 结构 和 
特点 。 

EE immunofluorescence —- 
种 采用 荣光 染料 标记 抗体 与 细胞 或 组 
织 切 片 作 用 ， 以 浮 找 与 抗体 相 作 用 的 


特异 性 蛋白 质 的 方法 。 用 此 方法 可 以 | 


EDER -蛋品 质 在 细胞 中 或 组 织 中 的 
位 置 。 

先 疫 荧光 法 
FIA BFR FF it ARR OC BE ETE 
物质 标记 抗原 或 抗体 ， 通 过 荧光 检测 
跟踪 抗原 抗体 反应 ， 共 而 测定 抗体 或 
抗原 食量 的 方法 。 即 标记 免疫 反应 是 
iE SS He tr ic HEAT BY. Sp Uh ie RE HE 
疫 、 酶 免疫 分 析 的 测定 原理 相同 。 免 
疫 获 光 技术 主要 包括 二 种 方法 ， 即 直 
接 法 、 间 接 法 和 补体 法 。 

SR immunogen MAHA 
(antigen), {EPI — PREA SL ia 
生 专 一 性 抗体 并 能 与 该 抗体 或 由 应 的 


fluoroimmunoassay ; 


T 细 胞 爱 体 发 生 特 异 反 应 的 物质 。-- ， 


种 物质 的 抗 康 性 通常 决定 于 抗原 分 子 
的 大 小 及 其 化 学 构 型 。 分 子 基 小 于 


10000 的 蛋白 质 产 生 抗 体 的 效果 较 | 


差 ,。 一 个 抗原 可 有 种 个 抗原 决定 艇 。 

MRM area detector ARX 
射线 衍射 实验 中， 可 以 同时 记录 许多 
条 衍射 线 的 方向 和 强度 的 检测 器 。 使 


用 面 榨 测 器 可 以 大 大 地 减少 收集 入 射 i 


数据 的 时 间 ， 这 对 于 在 X 射线 的 照 
射 下 会 缓 慑 分 解 的 单 晶 和 需要 收集 大 


量 衡 射 数据 的 蛋白 质 单 品 是 十 分 有 利 
的 . 根据 检测 器 的 检测 康 理 ， 面 探测 
器 可 以 分 为 多 丝 正比 室 《multiwire- 
propertional chamber, MWPC), £248 
板 (imaging plate, IP), HARA i 


| ft (charged coupled device, CCD} 


检测 器 等 几 大 类 . 


面 心 格子 F-centered lattice 在 正 


| 交 利 立方 品系 中 可 能 出 现 的 复 格子 。 


其 特点 是 : 平行 六 面体 单位 格子 
{而 胞 ) 的 三 对 平行 平面 的 面 中 心 处 
同时 存在 着 附加 点 阵 点 ， 每 个 面 心 品 
胞 中 含有 四 个 点 阵 点 。 

敏感 性 试验 sensitivity test 应 用 
体 定 的 抗原 进行 皮 内 注射 溢 浏 定 速 鉴 
型 超 敏 反应 与 迟 发 型 超 繁 反应 的 皮肤 
试验 。 这 和 名词 也 用 于 在 体外 测定 微 生 
物 对 北 学 治疗 药物 的 易 感性 试验 . 
Eit SRB sensitized room 
temperature phosphonimetry; S-RTP 
-- 种 基于 能 量 转 称 的 流体 室温 灵光 
Ho AREY FBR a BE TS pg e 
(HEH 补 激 发 到 三 线 态 ， 将 其 能 
BER BEA — HEA OH A 
(PRS), ARS = 8 AR RTP 
发 射 特性 实现 对 供 体 的 测定 。 实 现 
SETP 应 满足 : 受 体 三 线 态 能 量 低 于 
HAS She. AA ERT 
产 率 ; TECMAA RU eR 
Wr aOR OT ARE. AE FASS ARR Z. 
酰 和 1 .4- RR. 

Bi BF HH sensitized atomic 
激发 原子 通过 碰撞 将 其 


fluorescence 


| 激发 角 转 移 给 另 -个 原子 使 其 激发 ; 


后 者 再 以 辑 射 方式 去 活化 而 发 射 艾 


光 ， 此 种 区 光 称 为 钥 化 原 于 蜂 光 ， 发 


生丝 化 荧光 的 过 程 中 能 量 的 转移 者 需 


要 有 一 个 高 的 荣光 景 子 产 率 ， 而 且 能 
址 转移 速率 必须 超过 【或 者 至 少 不 
明显 地 小 本 ) 出 扩散 控制 的 汶 天 速 
8, ATE LARA HA. 火焰 
Hees FR A EE, RA 


非 辐射 方式 去 活化 ， 因 此 观察 不 到 敏 
”事件 发 生 的 概率 模糊 事件 是 指 试验 


KETEK. 

A hright-feki image 在 透射 
HRP, MPE HH A iE iS 
R. UERR RAI GA Be Eat ee 
TRCN FB FF ERTL ARR, BCA 
衬 度 明 场 像 。 通 常 衔 射 衬 度 明 、 瞳 场 
.成像 分 析 总 旦 与 选区 电子 街 射 相 结 台 
KAEDA RAE. AERA 
oH. 

模板 是 模板 合成 、 分 
于 印记 等 反应 小 使 用 的 具有 特定 结构 
和 官能 团 的 分 子 或 离子 。 在 生物 大 分 
于 的 天 然 台 成 中 模板 分 子 也 是 无 处 不 
在 。 比 如 乌有 的 大 分 子 的 一 级 结构 对 


tem pl ate 


新 合成 的 大 分 子 的 一 级 结构 起 决定 性 ; 


作用 ,. DUAN AD SERA, 
在 DNA 的 自 复制 过 程 中 ， 即 使 将 双 
品 族 拆 开 使 之 成 为 单独 的 两 条 长 链 ， 


则 每 条 长 链 在 新 的 合成 过 程 中 都 会 形 | 
| PRTC OY ae BA pa (x,7) BA, 


RRS BORSA HE SAB LY DBE. 
时 原来 链 中 碱 基 的 排列 便 是 决定 新 合 
ABE PE HES AR 

MRA HR template synthesia 以 
PRA TY AE TS E 
应 。 模板 合成 与 没有 模板 存在 下 的 合 
RHE. OR ERS. MAA 
Be PSE BS BR PAY RRAN Bg Pap Se 
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成 上 种 窒 娶 物 战 高 聚 物 ， 而 模板 分 子 
FEH ee oS A RER A S i F i 
WENEH., eee, 
板 合 成 实际 上 是 模板 分 子 与 单 体 的 分 
子 识别 过 程 ， 最 典 现 的 例子 便 是 以 金 
属 离 子 为 模板 的 冠 醚 的 合成 ， 其 中 就 


| 涉及 一 -种 包围 了 金属 离子 的 中 同体 。 


AME fuzzy probability 模糊 
之 前 无 法 确定 其 试验 结果 、 且 试验 的 
结果 具有 模糊 性 。 模 糊 性 和 随机 性 都 
是 本 确定 性 ， 描 述 机 糊 性 的 隶属 旺 数 
与 描述 孟 机 性 的 概率 孙 数 都 是 在 
[0, |] RMA, (pe Ae 
的 区 蓝 。 随 机 性 是 指 随机 事件 是 否 发 
生 在 试验 之 前 无 法 确定 .但 试验 结果 
十 分 明 兢 ， 大 其 试验 结果 呈现 统计 规 
律 性 ; 而 模糊 性 不 仅 在 试验 之 前 无 法 
确定 其 试验 结果 ， 且 试验 结果 和合 其 有 
模糊 性 ， 党 用 模糊 数学 方法 来 研究 
与 处 理 。 

RRA fuzzy clustering 
analysis ”根据 模糊 等 价 关 系 进行 分 
类 ， 是 篆 类 分 析 的 一 个 分 支 。 若 模糊 
PICKS Ee T SHAR, J 
ARRE A 作为 聚 类 的 狸 据 ，A 在 
[0, 1] 之 向 取 值 ， 若 模糊 集中 任意 


Wx 与 7 为 同一 类 ， 否则， 不 属于 
问 一 类 。 模 糊 聚 类 与 模糊 识别 都 是 分 
类 ,但 两 者 是 有 区 别 的 ， 前 者 没有 任 
MARURI, RE LEERE 
过 程 中 产生 的 ; 后 者 是 书 有 模式 或 标 
准 样本 ， 具 是 要 求 正 确 地 将 对 象 归属 
于 哪 一 种 模式 ， 即 哪 一 类 。 
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ETE - Hey Be — FOE ES 


fuzzy cluster-partial least squares regres- 


sion spectrophotometry 将 化 学 计量 学 


模 类 聚 燃 方法 与 仿 最 小 二 乘法 相 结 合 
对 混合 组 分 进行 分 析 的 一 神 分 逃 光度 
法 。 访 法 充分 利用 储 最 小 二 乘法 的 强 
解 桥 能 力 和 聚 类 分 析 对 数据 信息 的 归 
AMIRE. PAER RAEE m 
正 样 品 进行 内 类 ， 获 得 与 未 知 样 癌 相 
关 的 浓度 配 比 方面 的 信息 ， 进 市 建立 
与 之 相关 联 的 篇 最 小 二 乘法 校正 模 
型 ， 提 高 测定 的 精度 。 BLAU 
于 地 质 样品 的 分 析 ; 

横 糊 模式 识别 fuzzy pattem recog- 
应 用 模糊 数学 方法 进行 模式 
识别 。 分 直接 与 间接 模糊 模式 识别 。 
BRK RR EEN. RA 

个 模糊 子 集 4 ,, Ags, Ap 要 


对 某 一 对 象 u, H, © 
Hit) Smala p Cio) mh), 
TT yf an Ud], 则 将 w HRBTA, 
X., SHREW, Bay 
TRB UK, AB 与 4, 贴近 度 
(BA) = max [(8,A,), (B, 


nition 


Aaea (B.A), Ri HEB WF 
属于 4 ,类 。 
模糊 信息 fuzzy information 出 模 


糊 现 象 所 获得 的 不 精确 的 非 定 基 的 信 
息 。 在 客观 世界 存在 大 量 的 模糊 现 
每 ， 如 “衣服 好 看 不 好 看 "、“ 美 与 
丑 ”、“ 水 质 好 坏 ” 等 ， 其 界线 是 模 
糊 的 ， 所 获得 的 信息 亦 是 模糊 的 ， 但 
并 非 是 不 可 千 的 。 模糊 性 问题 是 


1965 年 由 美国 一 A. Zadeh 首先 提出 。 
模糊 信息 需 用 模糊 数学 方法 处 理 ， 通 


HMR. BEE. Sea. HE, ATM 
模糊 信息 中 得 出 具有 一 定 精度 的 


BWSASRA) fuzzy comprehensive 
evaluation 在 考虑 各 因素 影响 的 条 件 


| 下 ， 用 模糊 数学 的 原理 和 方法 对 被 评 


判 的 事物 做 出 综 从 评价 。 若 已 知 单 因 
素 的 模糊 评价 矩阵 
Ta ra Tn 
R Ta fa Fam 
F rs 


和 各 影响 因素 的 权 值 ， 记 为 模糊 集 
由 模糊 综合 评 


FEHB <A> R, 矩阵 中 的 元 


素 - 隶 属 度 ， 即 为 综合 评判 的 结果 。 
它 在 环境 水 质 评价 、 分 析 方 法 和 分 析 
结果 的 评价 方面 都 有 重要 的 应 用 。 

UAE simulated reference 
material 其 基体 和 被 测 祥 品 的 基体 
相近 的 标准 物质 。 在 基体 中 加 人 一 定 
量 的 常量 组 分 与 被 测定 的 痕 量 组 分 ， 
制 成 标准 物质 。 如 水 质 标 准 物质 ， 在 
纯 水 内 加 人 一 定量 的 常量 元 素 钙 、 
WH. H.R. e RATA 
量 元 素 ， 以 及 稳定 剂 制备 而 成 。 参 见 
标准 物质 条 。 

模式 识别 pattem recognition — 
种 从 大 量 信息 和 数据 出 发 ， 在 专家 经 
验 与 已 有 认识 的 基础 上 ， 用 计算 机 和 
数学 推理 方法 ， 对 形状 、 模式 、 册 
线 、 数 字 、 字 符 格式 和 图 形 自动 完成 


A = (a, 2 ), 


Km mo 497 


识别 的 过 程 .模式 识别 包括 学 习 与 实 


现 {识别} 两 个 相互 关 左 的 阶段 ， 
前 者 是 对 样本 进行 特征 选择 ， 妇 找 分 
类 的 规律 后 者 是 根据 分 类 规律 对 样 
本 集 进 行 分 类 与 良 别 。 它 分 为 有 监督 


模式 识别 与 元 监督 模式 识别 ， 前 者 是 


已 知道 样本 的 类 别 数 , 后 者 是 不 知道 


依靠 样本 白 然 特性 对 样本 进行 识别 与 
FEA BEL i AoT FE K RE at RG e 
E. DET AMS, BSE 
AR. ATR. FU TE. E 
PRA at & 

模 数 /转换 


analog” digital conver- 


sion 将 连续 的 模拟 信号 ( 量 ) 转变 | 
为 数字 信号 OD. HARRER | 


产生 的 分 析 信 号 是 模拟 信号 ， 计 算 机 
处 理 的 是 数字 信和 号， 因此 ， 需 将 模拟 
信号 通过 模 “ 数 转换 电路 将 其 转变 为 


数字 信和 号， 然后 才能 对 分 析 测 试 数据 
| 10° - em, 


进行 处 理 ， 
模型 法 model method WHE 
法 。 是 品 体 结构 测定 中 破解 相 角 问题 
的 一 种 方法 。 主 要 是 根据 喘 体 的 对 称 
性、 晶体 的 性 质 、 晶 胞 中 包含 的 麻子 
种 类 和 和 数 晶 、 衍 射 花 样 的 特征 和 已 知 
的 结构 化 学 规则 和 浙 理 ， 为 待 测 结构 
提出 合理 的 模型 或 测定 结构 的 辅助 数 
TE. CAGE AALS. MEE ae 
结构 测定 中 ， 曾 经 起 了 很 大 的 作用 ， 
更 在 仍然 是 测定 覃 体 结构 的 重要 辅助 
方法 ， 也 是 检验 结构 是 否 侣 理 、 正 确 
的 重要 手段 。 
MR 


membrane extraction fi 


MUIR) SER AR, MEERA EE 
取 。 Si RE AA 
MERET A CEE ST — PE TT A 
HRM RMA A, Rae 
中 ,萃取 剂 与 料 液 分 别 在 膜 两 侧 流 
动 ， 传 质 过 程 荐 在 分 隔 本 被 相 的 微 孔 


| 腊 才 面 进行 ， 设 有 相 分 散 行 为 发 生 。 
样本 类 别 数 ， 要 在 学 习 的 过 程 中 完全 | 


膜 电 了 于 学 membrane electrochemis- 
try 用 电化 学 技术 ， 如 常用 的 循环 
RE., ZH, ARRE. HE 


| 堵 等 研究 生物 腊 和 仿生 膜 的 物理 化 学 


PE, RU TER. SEARS, BE 
择 性 、 膜 的 导电 性 和 绝缘 性 等 。 

HK AB Y= membrane resistance 常 
ALO, RR Bie Ly Fe ee ae aE 
利 膜 厚度 的 电化 学 参数 。 双 层 磷 脂 膜 
RIER B REJ O. SF em? 

膜 电阻 membrane resistance # 
FAR, 表示 。 表征 膜 的 传 荷 能 力 的 电 
化 学 参数 。 双 层 磷 脂 腊 的 膜 电 阻 约 为 


4; BHA membrane separation 
technique 1748 年 Abble Nelki 发 更 
AR AE FSR MR Bey RS 
BRA, SAR T ROMS. € 
的 主要 特点 是 以 具有 选择 透 过 性 的 膜 
作为 组 分 分 离 的 手段 。 选 用 对 所 处 理 
的 均一 物 系 中 的 组 分 具有 选择 透 过 人 性 
ASR, 就 可 以 实现 混合物 的 组 分 分 
离 。 膜 分 离 过 恕 的 推动 力 不 仅 是 浓度 
Æ, 也 可 以 是 压力 差 、 分 压 差 和 岂 位 
差 。 主 要 有 渗析 式 膜 分 离 、 过 滤 式 腊 


| 分 离 和 液 膜 分 离 。 


腊 击 穿 电 压 。” hreakdown voltage of 


举 取 是 膜 技术 与 从 取 过 程 相 结合 的 新 | membrane 保持 膜 不 被 击 穿 的 最 高 介 
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许 电 压 。 当 对 膜 电 礁 进 行 电压 #1 描 
时 ,电压 超过 EES, BRS 
HF, MERTER RREI. FARIU 
ABARAT SE  200mV, ZRNE 
磷脂 膜 的 击 穿 电压 为 1 SV AR. 
膜 进 样 质 谱 法 
mass spectrometry; MIMS 


membrane inlet 


aR AR RS 


A JE BE BE { membrane introduction ! 


mass spectrometry). FREE Ah Bid AAR 
Ca RV a a CRE) 等 
HEREHERE ATIR, St AGE TRAE. 
可 以 利用 腊 的 透 过 特性 { 如 亲 水 性 ， 
朴 水 性 ). 有 选择 性 地 进行 样品 的 
FA. 

腊 弹 性 ”membrane elasticity $H 


FURR PER ARIRAR (BM) 表 | 


面 方 向 的 膜 的 可 压缩 性 。 常 用 杨 氏 模 
HERA. 
摩尔 电导 


的 齿 电 极 间 所 其 有 的 电 叶 ,其 单位 为 
By: JE? - eT! (S enf + mol’), 
EREKE molar absorptivity 


EEEH A = Koc 是 吸光 光度 法 的 定 ， 
! 项 ,从 而 获得 固体 高 分 辨 NMR 谱 。 


量 分 析 基 础 : “Yc MB Heb’, 
二 的 单位 为 em Bf, WA = abe, EA 
系数 a HARM AM. MAL: 
gs em; 当 e 的 单位 为 mol - 
LO, b REH em 时 ， 则 4 = ede, 
比例 系数 = 刚 称 为 摩尔 吸收 系数 ， 单 


位 为 L .mol em '!'; 数值 上 < 等 ; 


于 4 与 吸光 物质 的 摩尔 质量 的 乘积 。 
5 HPP. 以 ER 


过 lem ASAE A Iml- L'a 
质 的 又 收 池 时 所 产 牛 的 吸光 度 值 4。e | 


molar conductance 2; 


有 Lol 电解 质 的 济 液 在 距离 为 lem 


应 滴定 Cl”. Bro D, 


| 值 决定 十 入射 区 的 波长 和 吸光 物质 的 


吸光 特性 , 亦 受 溶剂 各 温度 的 影响 。 
GR, MÉRET HH e HAAR, Æ F 
ie Se FE Fd J VE ETNE TA G TR E A 


| AR. 


摩尔 旋光 度 molar rotatory power 
见 比 旋光 度 条 , 

MSA magical angle 在 样品 表面 
ERRANA AEE RA OX 射线 方向 
ZAR. 设 定 在 54. 7° PRE 
的 角度 时 ,不 阿 轨道 非 对 称 参 数 的 影 


| 响 可 以 清除。 


RAPER magic angie spinning [Al 


| JE NMR if —Mi BR. BLA. 


ERAUR Hh. FE TS Hahi Bo 
Wp Fy BY eh De WS UAT Ey He 
向 的 平均 值 都 沿 此 旋转 轴 , 当 设 署 此 
Aes, = 4°44 WAR HERS 
(Icos B- US RA AF. Hy g 
FARA., p AERRGERER 与 磁场 
B, 方 恒 的 来 骨 或 核 主轴 的 方位 角 。 国 
体 试 样 在 此 角度 下 以 友 fae ae ee ag 
转速 旋转 ( > 10kHz) BY RAR DO 
矩 , 化 学 位 移 与 自 旋 耘 全 向 异性 作用 


ARE Mohr method 以 K, Cr, 
为 指示 剂 ， 利 用 与 AgNO, 的 沉 流 反 
CN 等 离子 
RARE. PRO, LA AgNO, 标准 溶液 
RER Ch” BO PE, hF AgCl 
BFA AR BE LE Ag CrO, 小 , ABE ETE 
生成 AgNO, 沉淀 ， 待 滴定 到 化 学 计 
量 点 附近 时 《AgCI 沉淀 完全 ) ， 出 于 
Ag” 深度 过 速 增 大 ， 达 到 ABCr0 请 
度 积 ， 立 即 生 成 砖 红色 的 Ag, CrO, 沉 


BAAR mu 499 

深 ， 指 水 泣 定 终点 。 量 。 例 如 鉴定 日 本 产品 DIAPOL 1808 
MME Moseley’s law X Ht | RAFIR AI TARE oe AE k E 
TCHS PBI SRR ARE. 即 各 |. AGA ain, AR 
种 元 素 的 原子 序数 与 其 特征 X 射线 | 进行 红外 光谱 鉴定 ,确定 其 主要 成 分 
波长 倒数 的 平方 根 成 直线 关系 ， 此 定 | OAT LEME RAI A. 


律 的 数学 表达 式 为 取 适 其 样品 WARE, aR eR 
tI =K(4Z-o) 留 物 ， BRASS SE HRS, aig 
JA | 433%. ARS ERE Sih 


RP, AWEX URUK, ZME | 指标 ， BAIA LR 
子 序数 ; 大 对 于 不 同 元 素 同 一 名 称 的 | Te ee 

谱 线 是 一 个 常数 ; e 对 于 同 HRA ARR CSE xylose absorption 
的 所 有 谱 线 也 是 个 常数 。 根 据 莫 塞 莱 test HAR HERR. 口服 后 在 
定律 ， 可 以 求 出 任何 元 素 的 各 系 特征 | 小 肠 上 段 吸收 ， 经 血 流 由 肖 肚 随 尿 排 
谱 线 的 波长 ， 而 且 将 实验 所 得 的 未 知 | 出 ,在 体内 不 起 变化 。 口 服 一 定 计量 
ERRA IEX 射线 波长 与 计算 值 相 | 的 未 类 ， 测 定 - -定时 间 尿 中 未 糖 排泄 
He, MRE AMC RO | 量 ， 称 木 糖 吸收 实验 ， 可 以 了 解 小 肠 


eZ. | 的 糖 吸收 功能 。 
RB FGA precursor ion sean FERIA Mössbauer spectrosco- 


是 串联 质谱 法 中 的 一 种 扫描 方式 。 用 区” 通过 无 反 冲 条 件 下 核 y 射线 的 共 
这 样 的 方式 可 以 检测 生成 指定 碎片 离 | 振 吸 收 谱 研究 物质 微观 结构 的 谱 学 技 
手 的 所 有 先驱 离子 【 母 离子 ) AT | AR. 1958 年 由 德国 物理 学 家 穆 斯 保 
追溯 砍 片 离子 的 来 源 ， 能 对 产生 某 种 oA (RL Mossbauer) 32 TUCK 
FERE A 于 的 -类 化 合 物 进行 快速 | 无 反 冲 地 发 射 Y 射线 并 被 同 种 原子 核 
筛选 。 共振 吸收 的 现象 ， 因 此 获得 了 1961 
TERRE EGE identification | 年 诺 贝 尔 物理 学 奖 。 原 子 核 吸收 + 射 
of masterbatch = -APR EMMA | Am., RARE EIR, PEA 
ERRI CERA REMER | 核 退 激发 到 基态 时 辐射 7 射线 ， 所 辐 
| 射 的 * 射线 对 该 放射 性 核 是 特征 的 ， 


胶 的 原料 。 使 用 母 炼 胶 能 简化 加 工 并 “| 其 能 其 AE 相应 于 激发 态 与 基态 的 能 
提高 成 品 性 能 。 在 实际 生产 中 ,有些 | 其 差 。 在 自由 厂子 核 的 射线 的 发 身 
RARER RATE | 与 吸收 过 程 中 ， 原 子 核 要 受到 反 冲 的 
人 。 鉴 定 母 炼 胶 时 ， 先 对 样品 进行 处 | 影响 辐射 能 量 的 一 部 分 变 为 放射 性 
理 ， 如 用 溶剂 溶解 或 清洗 其 表面 ， 然 | 核 的 反 冲 能 量 ， 使 共振 吸收 的 几率 极 
后 以 红外 光谱 、 化 学 方法 等 手段 鉴定 | cain. scr me i 
树脂 性 质 和 其 他 添加 组 分 的 成 分 及 含 “| 原子 核 导 于 它们 的 点 阵 晶 格 中 ， 受 点 
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Pe aaa A eT, TH Re nh E E REPET 
以 忽略 不 计时 ， 有 一定 的 几率 实现 ? 
射线 的 无 反 冲 发 射 和 同类 核 共 振 咀 
收 ， WEEER. y 射线 用 
RREME, E IRM RERE ki 
WA. DURES Ra A 于 吸 
收 体 以 一 定 的 速度 往返 运动 ， 通 过 多 
普 勒 效应 调制 所 发 射 的 Y 射线 的 能 量 
的 同时 ， 测 量 y 射线 的 相对 透射 率 ， 
获得 种 斯 保 尔 谱 ., TARE ER 
虽 高 ， 是 研究 穆 斯 堡 尔 原 子 与 周转 环 
境 超 精 网 相互 作用 的 省力 手段 。 可 用 


应 、 金 属 和 合金 的 电子 结构 、 化 学 结 
构 、 原 于 配 位 、 分 子 内 结合 状态 、 相 


变 、 辐 射 损伤 等 ,由 于 ”Fe y 射线 源 


BUFFS OE AEA Ae BB BAS HER BOE 
i, Bye Tiere 
APR 。 

FRR Mossbauer effect 
BTR RU A ORE Re hh 
y TR, FRE TEHER A 


现象 。 作 为 Y 射线 源 的 原子 核 的 反 冲 


能 量 必须 小 于 YY RARR., 
设 作 为 了 射线 源 的 原子 核 在 晶体 内 ， 
URS Mk, WAEREA O, y 
AM E, 原子核 的 质量 为 
M, WG RIE ko > E/M? (ec 为 光 
HE) 时 ,可 观测 到 共振 圾 收 。 能 够 
现 测 到 征 斯 堡 尔 效应 的 元 素 共 有 40 
多 种 ， 最 常见 的 是 Fe, 


N 


内 标 法 internal standard method 
内 标 法 是 常用 的 .种 定量 方法 。 在 色 
谱 分 析 中 ， 内 标 法 是 将 一 定 质量 的 纯 
物质 作为 内 标 物 (参见 内 标 物 条 ) 
加 到 一 定量 的 被 分 析 样 品 中 ， 然 后 对 
合肥 内 标 物 的 翌 品 进行 色 江 分析 ， 分 


| 别 测定 内 标 物 和 被 测 组 分 的 峰 面积 
KOR SB) A, RO | 


CRER) 及 相对 校正 因子 ， 按 下 列 
公式 即 可 求 出 被 测 组 分 在 样品 中 的 质 
量 百 分 含量 
em * 100% 

AP, m 为 被 测 组 分 的 质量 百 分 信 
E; A, A 分 别 为 组 分 和 内 标 物 的 峰 
面积 ; A. A 分 别 为 组 分 和 内 标 牺 的 
相对 校正 因子 ; m, 为 内 标 物 的 质量 ; 
m 为 样品 的 质量 。 

在 光谱 分 析 中 ， 为 了 使 谱 线 强度 由 
于 实验 条 件 流动 而 引起 的 变化 得 到 补 


m= 


| 偿 ,通常 用 内 标 法 ， 即 采用 分 析 线 和 


比较 线 强 度 比 对 元 素 省 量 的 关系 来 进 
行 光谱 定量 分 析 。 

内 标 物 。 internal standard Hi PIER 
法 定 基 时 ， 加 入 被 分 析 样 品 中 且 以 它 
为 肉 标 对 未 知 组 分 进行 定量 计算 的 一 
种 纯 物 质 ， 称 为 内 标 物 。 要 求 是 : 内 
标 物 是 原来 样品 中 不 存在 的 组 分 ; 纯 
RES, MRM RRS, WAR 
能 有 化 学 反应 ; 内 标 物色 谱 峰 和 被 测 
峰 要 靠近， 但 又 能 完全 分 离 ; 内 标 物 
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的 校正 因 了 与 被 测 组 分 的 校正 因子 相 
近 ; 加 入 内 标的 二 要 接近 被 测 组 分 售 
E, FEN BER. 

AFER intemal standard line 在 内 
标 法 中 所 选用 的 比较 线 称 为 肉 标 线 。 


ARRERA ERRARE, A | 


ARPA PO: 用 原子 线 组 成 
STATS, BER PUA a Ae E i 
近 。 若 选用 离子 线 组 成 分 析 线 对 ， 则 


PARR MERR E RE, eE | 
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相近 。 用 一 条 原子 线 与 一 条 离子 线 组 | 


成 分 析 线 对 起 涉 合适 的 。 

ARTE intemal standard element 

在 内 标 法 中 提供 内 标 线 的 元 素 称 为 
ATR. 内 标 元 素 的 选择 原则 是 其 
SBSH Mla, AERO Se 
WEKA TE CRH FWA AHA 
UFR R PEIE o 

ABER: endorphin 由 脑 垂体 产生 
的 -~- 类 肽 ， 具 有 镇 痛 作 用 。 是 可 以 与 
ABTA OMS IE Se fa ee E EA ET ee 
类 似 吗 啡 作用 的 内 生 肽 【吗啡 样 肪 ) 
的 一 种 。 舍 于 动物 的 神经 细胞 中 ， 被 
BRAK RS 与 神经 传导 。 在 
无 稍 检 动物 神经 中 也 存在 具有 免疫 学 
URE ES MIS. 

AM internal lock ”被 测试 样 中 和 直 
接 加 人 含 控 制 锁 场 的 核 的 溶剂 等 物 
质 ， OER, Ant, SFR 
探 水 的 同 - GE, PENE 
的 稳定 性 ， 控制 精 度 高 。 缺点 是 操作 


蔷 繁 锁 ， 央 为 每 更 换 样 品 时 必须 重 行 


We, WE. He, KAT 
CD) 核 ， 因 此 场 频 联 锁 的 这 种 系统 


称 为 气 锁 。 有 的 仪器 还 有 "Ti 锁 或 "F 


: ii, PRE-NMR 谐 仪 已 普遍 使 用 气 内 


锁 。 配 制 坛 样 时 最 常 记 的 洲 剂 或 稀释 


| FEE CDC CAA PLR), D0 


{对 到 机 物 和 和 强 极 性 物质 )。 
内 梯度 inside gradient 
梯度 ， 参见 高 压 梯度 荣 。 
AINE endo receptor 主客 
体 分 子 识别 中 ，- 般 将 钻 人 结构 中 央 
的 小 分 子 称 为 客体 ,将 其 包围 的 一 方 
称 为 主体 或 受 体 。 为 了 实现 识别 ， 受 
体 分 子 的 宣 能 团 朝 向 上 内部 客体 分 子 的 
方向 排列 ， 因 此 称 为 内 向 型 受 体 ， 
ARF Sk internal heavy atom 
effect 在 待 测 的 兢 光 体 分 于 中 引入 
重 原子 取代 基 、 例 如 芳香 烃 分 子 中 3 引 
ACT RB BUUREN, Peek 
BAP RUM, FBG EME 
Br. BOAR FAS Be Be HDR FAR Ae N 


又 称 高 压 


”其 磷 光 发 射 增 膛 。 这 种 重 原 季 效应 称 


为 内 重 原子 效应 。 利 用 内 重 原子 效应 
进行 盔 光 测定 有 时 需要 进行 分 子 设 


| 计 ， 通 过 合成 企 分 子 内 引信 重 原子 。 


内 转换 


internal conversion; IC 


SB TRI AERE Ze hat a 


A, HAA SRNR PR EAS 
CAD S +8, ,7,T, ) 18) 89 GE BY BR 
E. ARRIER, Æ 107s 以 
内 发 生 。 该 过 程 与 所 涉及 的 两 个 电子 
态 的 量 低 振动 能 级 间 的 能 其 差 有 关 ， 
HERA., HERRE, MS, 一 
Sy REER 2994 10° ~ 10°87, 
纳米 电极 nanoeleciode RH 
纳米 级 的 电极 ,呈现 出 不 寻常 的 传 质 
过 程 、 帮 至 发 生 量 子 现象 ， 带 来 许 窗 


502 na 纳 负 耐 难 能 


新 的 性 质 ， 集 中 上 友 映 在 极 高 的 传 质 速 
ATR BS) EB PG, SAR 
RIA TR RK. UA. Mik 
其 至 气体 介质 的 研究 ， AAP AA 


均 相 快速 电化 学 反应 研 究 , 还 可 用 在 : 


AB ARM. 


WEH EE Nessler’ s colorimetric i 
， 原子 化 。 


method 一 种 湖 定 糖精 含量 的 方法 . 
在 碱 性 条 件 PSY Be Ai 
PIE (Heh > 2Kf》 反应 生成 黄 
色 的 化 合 物 . BRK RE SaaS 
BERE Xg. Hite mEt 
精 会 量 。 

eE 
HEJER., MEERES f 
ABA. WAR EA BE ES 
产生 膜 静 息 电 位 所 需 的 离 分布。 

RHE TE weathering resistance 
BK SUR DHE - 

mite corrosion resistance 
体系 中 材料 抗 腐 蚀 的 能 力 。 

难 熔 金属 碳化 物 涂 层 石 时 管 
graphite tube coated with refractory met- 
al carbide 


sodium pump 


FE, RE AA CK ER a 
AICO RT READ BEA AEE 
Ba FB EA a ETA AE, HE 
JUKE FB ia ee R E E 


BRR: APT BS | 
于 难 熔 元 束 盐 类 游 该 中 ， 然 后 再 进行 | 


MARAR, A REE E A 
ie E. ER H TiC, ZC, 
HIC, VC, NbC, TaC, MoC, WC 等 


at | 


腐蚀 | 


EAA BEAR RE | 
一 屋 Ta, Zr, La, W, Mo, Ti 等 难 | 
WERHoGRs. RMIT RAM | 


BAL AMOR Tw, HiT 


| sO ERS RR Pa E 


SAW, AERE, Be. Be 


| ee, Bier tate, Te PBS 


A. A, CO, 上 反应， 造成 绞 强 的 还 原 
AA, AR TEGER., m. MEI 
R. E, W. B. Bm. 的 


AER 4699 band structure ”原子 的 
rat, FEMA PRAIA T, 
产生 能 级 分 裂 而 形成 的 带 状 结构 。 能 


| 带 结构 决定 了 很 多 物体 的 基本 特性 ， 
; 如 电导 性 、 磁 学 特性 、 光 学 特性 、 光 
神经 元 膜 上 ， 


电 特 性 、 品 格 常数 和 阐 性 等 可 以 通 
过 KPS 的 价 带 江 以 及 UPS 来 进 
FME. 

能 级 energy level 按照 量子 力学 
的 和 概念， 原子 的 能 量 状态 是 不 连续 
的 。 这 种 不 连续 的 能 态 称 为 能 级。 

ESR RSL level cross mecha- 
nism HERA ar Are = AS A he 
对 时 ， 因 为 未 侦 电 于 间 的 交换 相互 作 
用 (Jzx0)， 三 重 访 和 单 重 态 的 能 级 
会 型 分 【参见 自由 基 对 机 理 条 )。 理 
论 上 上 可 以 证 明 ， 此 时 若 无 外 磁场 ， 即 
使 4 天 0 (HHRMA RR 
EAL). aA A EMR | S> 与 
IBA (IT,>. 1 T >, 
IT. >) 的 混合 (参见 超 精 细 耦 合 
机 理 条 ); 但 随 着 外 磁场 强度 的 增 
Ih, 三 重 态 能 级 的 塞 曼殊 分 增 大 ， 在 
某 一 特定 磁场 下 ，! S> 与 1 T.,> 
(HIT, >) PARSER, MA 
RACK? . 即 在 特定 磁场 下 单 重 态 与 


| 二 重 态 的 系 问 寓 菊 速度 增 大 。 这 就 是 
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能 级 交叉 机 理 ， 主 要 用 于 解释 化 学 反 
应 的 磁场 效应 。 

EDU MSE ATE visibility determi- 
nation methods 
KÆRE NRE RE ARTE A BATE SSB 
RAIS. EBMAS PRES 
各 辨认 出 的 日 标 物 黑色， 大小 适 
E 的 最 太 水 平 距离 ， 夜间 则 是 能 
看 到 和 确定 出 的 一 定 旨 度 灯 光 的 最 大 
KEERA: WH “L, EURE 


WAER PARHAAN te HE 
BO, ERR EERE OL eT 


MAG. MEARE BRD 
廊 ， 分 不 清 其 形体 或 者 所 见 是 标 籽 的 
发 光 点 模糊 ,灯光 散乱 ， 都 不 算 能 
澳 。 水 平 能 风度 的 测定 是 在 观测 地 点 
a RELA ia), EE Like EB 
标 物 ， 根 据 这 些 日 标 物 能 见 与 否 及 其 
清晰 程度 来 确定 观测 时 的 能 见 度 。 
能 量 单 色 器 energy monochromator 
的 一 种 装置 ， 是 现代 高 性 能 仪器 最 重 
要 的 部 件 之 一 。 对 于 带电 粒子 可 以 采 
用 在 磁场 或 电场 中 偏转 的 方式 而 达到 


能 量 单 色 的 日 的 ,对 于 % 射 线 则 可 | 


以 通过 晶体 色散 的 方法 进行 能 量 单 
色 化 。 

REM energy resolution 衡 
量 谱 仪 能 基 分 辩 能 疙 的 一 项 重要 指 


标 。 在 不 同学 科 中 其 含义 有 所 不 同 。 | 
在 能 量 色散 型 X 射线 分 光 计 中 , 是 | 


指 检测 器 将 两 条 不 同 波 长 的 谱 线 分 开 


AEA). BY RE THEA EO! 
SMASH RA, IR | 


的 光子 能 量 差 为 A5， 则 能 量 分 辨 率 


一 股指 水 六 能 匈 度 。 og 


的 表达 式 为 BAR, UREA, TAA 


| 大 射线 分 光 计 将 不 同 波长 谱 线 分 开 的 


能 力 越 强 。 在 实际 工作 中 ， 能 量 分 状 
ag th, Vy, 和 


O V, SPELA BIA ta Peed kp fE 
;电压 ， 而 Wa y BRA HES} A A 


宽 (单位 均 为 伏特 )。 有 时 也 用 一 个 

脉冲 幅度 分 布 的 半 高 宽 Wi 与 该 分 布 
Wi 

的 平均 电压 VEGI. BR eam 

REE, PTA eR, 

一 般 表 示 为 百分率 。 用 此 定义 则 数值 

越 小 ， 能 量 分 辩 率 越 高 。 在 电子 能 谱 


仪 中 ， 是 指 电子 能 谱 仪 能 量 分 辨 的 能 


， 力 ,通常 用 信 来 表示 ，AE 为 一 单 色 


电子 束 通 过 能 量 分 析 器 后 能 量 分 布 曲 
REER. E 为 分 析 器 所 调 定 的 能 


， 量 , 姑 单 色 电 子 束 的 能 量 。 
在 表 曾 分 析 中 获得 能 量 均 一 的 粒子 束 


BEM HERE ocnergy analyzer # 
SOT a EA Pa ae FA 
能 的 部 件 ， 是 谱 习 的 核心 部 分 。 早 期 
能 谱 仪 采用 的 大 都 是 磁 偏 转 式 能 其 分 
析 器 ， 下 于 操作 上 不 便 ， 并 且 对 环境 
Ree, CEAR. ABT 
绝 大 多数 谱 仪 都 采用 静电 式 偏转 型 分 
析 器 。 其 基本 原理 是 电子 在 一 定 电场 
Pi, MES RB, HAH 
一 能 量 的 电子 可 以 通过 ， 对 电场 强度 
进行 扫描 就 可 以 使 不 同 能 量 的 电子 通 
过 进行 检测 。 分 析 器 的 外 部 用 一 种 金 
BERETTE RER, DOREA RERE 
电子 受 杂 散 磁场 影响 而 偏离 原来 的 轨 
道 。 苦 电 式 偏 转型 能 量 分 析 器 有 以 下 
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WAERME: 127° WERE. | 


半球 形 偏转 器 、 平 行 板 反 射 式 ， 简 镜 
AAEE DBT aE o 

能 量 色 散 法 method of energy di- 
FEN 射线 徽 区 分 析 仪 中 一 


vergence 


种 将 X 射线 按 波长 进行 色散 的 分 析 | 
方法 .又 称 脉冲 幅度 分 析 法 ， 是 能 诺 
分 析 法 的 种， 即将 能 量 范围 很 宽 的 

AHR, ERGE, PRR | 


器 接收 ， 进 而 转 搞 成 与 人 射 X 射线 
能 量 成 正比 的 输出 信号 .根据 不 同 元 
RATA HX HAO The BAF lal 


监 别 元 素 的 方法 .各 元 素 在 激发 源 产 ， 


EMRE ALT. Peek RE SF 
的 特征 和 射线， 这些 X 射线 光子 不 
需 预 先 经 过 秀 体 分 兴 ， 直 接 用 探测 器 
接受 后 由 脉冲 高 度 分 析 器 加 以 区 别 ， 
就 可 以 鉴别 元 率 。 

能 量 色 散 X 射线 菜 光 光度 计 
ergy dispersive X-ray fluorescence spec- 
trometry — $P X St BR REE HE HE AK. 
检测 器 同时 接受 样品 中 所 有 元 素 发 射 


en- 


的 X 射线 荧光 ， 检 测 器 每 接受 -个 ; 


ASH X 射线 光子 ,就 产生 一 个 高 


度 正 比 于 此 光子 能 基 的 电流 脉冲 。 检 | 


测 妖 的 输出 经 过 放大 ， 骨 通过 脉冲 高 
度 分 析 器 处 理 ， 将 对 应 于 不 阿波 长 的 


KIRF, HELSKE, 就 ， 


可 以 确定 待 测 元 素 特 征 谱 线 的 波长 和 
强度 。 由 丁 不 需要 准 直 器 和 色散 元 
PE, 检测 器 和 样品 之 间 的 距离 可 以 减 
小 到 最 低 原 度 ， 辣 时 也 墙 大 了 检测 器 


接受 样品 荧光 的 立体 角 ， 与 波长 色散 : 


型 仪器 相 比 尽 符 波长 分 辩 率 较 差 ， 但 
测 得 的 荧 交 强度 可 以 成 百 售 地 增强 。 


能 最 色散 X BE RE SE 


ergy diverged X-ray fluorescence spec- 


en- 


| trometry WE X 射线 光量 子 能 量 与 


脉冲 高 度 成 正比 的 特性 ， 通 过 脉冲 高 
讼 分 析 器 进行 分 析 的 方法 。 分 析 步 又 
DERKS HE., RH. 谱 处 理 、 
标准 化 和 定量 数据 处 理 等 。 
EBERLE energy transfer 
chemiluminescence — ARA A 2 HSE 
振 能 时 转移 是 发 光 纵 予 体 和 发 范 接受 
ARR RRM EAA R. BP 
‘KA TRB AS, MERA PB 
Piki TAE ERER {一般 为 
2~5nm)， 日 给予 体 和 接受 体 的 基态 
友 第 一 电子 激发 态 两 者 的 振动 能 级 的 
能 量 差 相互 适应 ， 处 于 激发 态 的 给 予 


| 体 将 一 部 分 或 全 部 能 量 转移 给 接受 


体 ， 使 接受 体 被 激发 。 在 整个 能 量 转 


| 移 过 程 中 , 不 涉及 光子 的 发 射 和 吸 


收 。 如 果 接 爱 体 的 发 光量 子 产 率 为 
零 ， 则 发 生 能 量 转移 ， 发 光 熄 灭 ， 如 
果 接 受 体 也 是 一 种 荧光 发 射 体 ， 则 甫 
现 为 接受 体 的 发 光 ， 这 种 化 学 发 光 称 
为 能 量 转移 化 学 发 光 。 
ABH A energy transfer 
technique 分子 中 著 存 在 两 个 不 问 
的 、 相 互 紧 千 的 荧光 部 分 ， 其 一 的 荧 
光 光 谱 与 另 一 的 暖 收 光谱 有 较 大 的 重 
BA, 分子 的 能 量 可 从 其 - -蓝光 部 分 
向 另 一 荧光 部 分 转移 。 基 于 这 一 原 
理 ， 将 抗原 和 抗体 分 别 标记 两 种 不 同 
的 荧光 标记 ， 经 抗原 -抗体 反应 ， 生 
成 含 两 个 荧光 部 分 的 结合 物 ， 当 激发 
抗原 时 由 于 产生 能 量 转移 ， 观 察 到 的 
基 抗 体 部 分 的 发 光 。 发 射 波长 发 生 位 
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扰 测 定 。 因 此 ， 可 不 经 抗原 -抗体 的 | 


结合 型 /游离 型 分 离 ， 就 能 准确 测定 
生物 样 曲 中 的 抗原 (药物) 的 含量 。 
能 斯 特 方程 Nems equation HË 
述 电极 的 平衡 电势 与 电极 友 应 各 组 分 
活 度 关系 的 方程 式 。 由 德国 化 学 家 能 
斯 特 (1864 ~1941) ‘F 1889 年 提出 ， 
为 纪念 他 对 电化 学 热力 学 的 贡献 而 得 
名 。 对 于 一 - 般 氧 化 还 原 反 应 
Ox + ne +—Red, 
RT, 


E 
=e? +25 
PP TOP” a 


式 中 ，q “为 参加 上 反应 各 物质 皆 处 在 
标准 态 (其 活 度 为 1) 时 的 电势 ; R 
为 理想 气体 常数 ， 其 值 为 8& 314J - 
K+ mol"'; 了 为 热力 学 温度 ， 单 位 为 
K; pA PW PBR PRE: 


Go, 


天 为 法 拉 第 常数 ; ao Ma AHA j 


EE Ox 和 还 原 坊 Red 在 溶液 中 的 活 
E, 若 电 对 中 出 现金 属 、 园 体 、 湾 剂 
时 , REM 1; 车 在 该 电极 反应 中 
还 有 其 他 物质 参与 或 生成 ， 则 其 活 度 
亦 应 表示 站 Nemt HRP. Plan 
H, AsO, +2H? +2e —==HAsO, +2H,0 


a RT, gudg Xaho 
ere ee HA, 

能 斯 特 方程 表述 的 是 电极 反应 的 热力 
学 关系 ， 是 电化 学 中 最 基本 的 关系 式 
之 一 。 能 斯 特 方程 只 能 用 在 可 道 反应 
体系 。 根 据 能 斯 特 方 程 ， 可 由 标准 电 
极 电势 表 玉 洲 液 的 活 度 、 温 度 等 计算 
出 电池 的 电动 势 。 

能 斯 特 分 配 定律 Nemars distribu- 
tion law Nermst 在 1891 年 提出 了 有 


| 
| 


| 流 度 分 配 平衡 常数 。 


名 的 分 配 定律 ， 当 某 一 洲 质 在 基本 不 
相 混 溶 的 两 种 溶剂 中 分 配 时 ， 在 给 定 
的 温度 下 两 相 达 到 平衡 以 后 ， 若 溶质 
在 两 相 中 的 分 子 量 相等 ， 则 其 在 两 相 
中 的 波 度 的 比值 为 常数。 以 公式 


[A]; p 
A => 表示 , AP [A] 和 [A]: 


7 
LAl, 


| SP RIZ TRIALS A TEMA 1 


和 2 中 的 浓度 。4 在 给 定 温度 下 是 一 
常数 ， 称 为 能 斯 特 分 配 平衡 常数 ， 即 


ARE goodness of fit MHH 
(CREATE) 拟 合 好 坏 的 程度 。 在 
回归 分 析 中 ， 所 建立 的 回归 线 是 否 有 
意义 ， 是 通过 回归 平方 和 

Q =E (Y, - 7)? 
对 残 差 平方 和 和 =E: -Yy 的 统 


| 计 检验 来 确定 ,检验 统计 重 


F=(n-2)%s 
AP, m 是 建立 回归 线 的 试验 点 数 
A. SHS BAHAR Be 
HOARY o SBE f= —2 时 的 临界 
EF, WAST eR EAR 
X. BAO, PRAT PRR 
应 平方 和 G., RAT RR 
因素 x 之 外 的 其 他 因素 以 及 x 对 响应 
值 y 的 非 线性 影响 产生 的 平方 和 Qu, 
因此 ， 一 条 在 统计 上 有 意义 的 回归 线 
不 一 定 是 拟 合 最 优 的 回归 线 。 当 每 一 
个 试验 点 进行 了 重复 测量 时 ， 可 以 从 
Q: 中 将 表征 回归 线 拟 合 优 度 的 QA 
实验 误差 效应 平方 和 0. 分 解 出 来 ， 
再 将 Q tO. EFT MR, WORE 
他 因素 以 及 * 对 7 的 非 线性 影响 可 以 
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名 上 略 不 计 ，Q 一 0， 说 明 不 存在 失 拟 
情况 ,能 通过 统计 检验 ， 吕 回归 线 的 
拟 侣 是 最 优 的 . 

言 优 度 检验 goodness of fit test 
对 回归 线 线 忻 拟 合 优 步 程度 的 检验 。 
检验 统计 县 


AH, Oyo En Cy, -¥, MQ == 
Ein yo) ”分 别 是 失 拟 平 方 和 与 实 
RE BIE HM; fy aa - 2x = 


a(a-1) 分 别 是 失 氢 自 由 度 与 实验 | 
误差 效应 自由 度 ; n 是 建立 回归 线 的 | 


试验 点 数 日 ; p 是 在 网 一 实验 点 重复 
WERB vA y 分 别 是 对 应 于 区 
EAI Jo fee Be ACE ME; Y; 是 由 回归 


AA, SERA | 


FOPA Sb SEY: a 与 相应 自由 
BEDI IME Faos MIR ETER 
显 的 失 拟 情况 ， 不 存在 x 对 响应 值 


的 非 线 铂 影响 ， 问 归 线 线性 良好 , 通 ; 


过 拟 合 优 度 检 验 可 以 正确 地 确定 回归 
线 的 线性 范围 . 

所 水 平 pseudo-Jevel; dummy level 
虚拟 的 因素 水 平 。 在 正 交 试验 设计 
中 ,有 时 没有 现成 合 泛 的 因素 水 平 数 
的 正 交 表 可 供 使 用 ， 或 为 保持 所 需要 
的 因素 水 平 数 有 国难 时 ， 常 将 水 平 数 


BU MAR WAT RR Hk ERR | 
置 ， 以 使 内 素 水 平 数 与 所 选用 的 正 交 | 


表 所 需要 的 水 半数 相等 . 这些 重复 设 
置 的 水 下 只 是 形式 上 的 水 平 ， 故 称 为 
拟 水 平 。 


ie AE Fe HS Oe HE reversed 
micelle enhanced fluorescence 表面 活 
性 剂 在 有 机 溶剂 等 非 极 性 溶剂 中 会 形 
PRP ESE GAA. BRK OE) Sp A 


i 束 。 某 些 荧 光 体 在 逆 胺 束 中 具有 较 高 


的 荧光 强度 和 和 菊 光 寿 命 ， 利 用 逆 腔 来 
MAKRA ATHERE., HIE 
FA FEAT. REE 


: 能 的 方法 称 为 道 胶 束 增强 荧光 法 。 利 


用 逆 胶 束 的 增 溶 作用 还 可 以 克服 试剂 
与 被 分 析 物 洲 解 诬 不 同 的 难题 。 胶 训 
VA Be HERR RE eG a TP EP 
高 的 - -类 介质 。 

EH EAA inverse Raman effect 
愉 有 当 一 个 系统 同时 被 频率 为 mm 的 
ELBk ih BOG RR ALM mm 到 po+ 


| 3500cm SE AE EH, ae 


E r +r, TAWA Re. z 是 
HATRA EA g ea 
BE, EIER HERY mm 的 光 ， 
PR BETS. Tee Ae 
成 为 研究 短 寿 命 物质 的 一 种 技术 ， 
逆流 动 注射 分 析 flow reversal FIA 
在 木 对 反应 流 路 做 任何 改动 ， 首 先 使 
试 拌 塞 直 接 进 人 分 散 管 中 ， 然 后 借助 
于 该 向 的 改变 进 人 检测 器 ， 从 而 使 
FIA 系统 中 的 试 样 塞 在 注入 点 种 检测 
点 之 间 流 经 很 长 的 有 效 管道 长 度 。 把 
反应 管道 长 度 作为 连续 变量 ， 又 能 保 
持 相 同 的 载 流 组 成 、 流 速 和 试 样 。 为 
更 彻底 地 自动 优化 和 获取 昔 多 的 信息 
提供 了 可 能 。 
it Ft ee 
matography; CCC JEP RATER TE. 
AS FEE PAU) BS} ee FA 


counter-current chro- 
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BRER. CA EEA RR ER ot 
RAEL LOR RR 
根 的 几 次 不 连续 划 取 操作 ， 使 分 配 系 


数 相差 较 大 的 两 个 组 分 相互 分 离 ， 而 


的 机 械 运 动 使 两 互 不 混 浪 的 液 相 作 相 
， 作 的 凝 胶 色 谱 检测 器 ， 常 用 的 是 玻璃 


对 移动 ， 而 分 配 么 数 相差 其 微 的 样品 
组 分 在 连续 的 华 联 过 程 中 达到 分 离 . 
PRR a AS al ee 
逆流 色谱 仪 
matograph fi ROS FA Efi aA E 
ROTH So Be ER. ERE EK 
学 原理 ， 使 溶质 在 物理 性 质 (密度 、 
黏度 和 表面 张力 ) 不 同 的 两 液 相 中 


counter current chro- 


KRAMAR., ES A ee AN AD EB a 


RA, PULA SBE AA OER, 
Ta AEE EHAN, ERE a ee BE 
a, PKR. 而 及 容易 实现 实验 室 
制备 得 级 的 分 离 纯 化 。 同 时 ， 对 祥 品 
的 预 处 理 要 求 也 可 太 大 降低 ， 适 合 于 
T e ERE da EEP H R E E i tE 
制备 、 

道 向 翻译” reverse translation -一 
种 分 离 基因 的 技术 .其 原理 是 : 根据 
已 知 的 蛋白质 序列 推断 相应 的 核酸 序 
列 ， 再 根据 此 制备 合 尽 苷 配 探 针 ， 与 
DAN (包括 cDAN) 或 mRNA rin wets 
BE, MATI MH idk Oh 48 Ay AY AA Be ake 
mRNA, 

逆向 脉冲 概 谱 法 reverse pulse po- 
larography; RPP 与 常规 脉冲 极 谱 的 
扫描 方向 相反 .起 始 电 位 维持 在 相当 
负 的 秆 ， 针 在 极 眼 扩散 兵制 的 电位 区 
域 ， 加 正 向 脉冲 ， 使 加 人 脉 种 的 电位 
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越 来 越 正 、 记 录 得 到 道 向 常规 脉冲 极 
谱 图 的 方法 。 该 方法 可 用 丁 研究 电极 
过 程 机 理 ， 特殊 的 分 析 化 学 应 用 如 有 
酉 卤化 物 的 测定 。 

Stew E 
BPA RT MH HE BE SS Fk IK Biel 


viscosity delector -+ 


或 不 锈 铝 毛 细 管 黏度 计 。 因 为 高 分 子 
深 液 的 夭 度 与 其 液 度 相关 ， 不 同 藉 度 
的 高 分 子 深 液 通过 毛 纽 管 的 时 间 和 在 
毛细 管 中 产 生 的 压力 降 不 同 ， 通 过 测 


| 定 杜 流 出 物 通 过 毛细 管 的 时 间或 压力 


降 就 可 以 检测 和 定量 高 分 子 化 合 物 。 
检测 黏度 有 间 歌 式 和 连续 起 两 种 方 
法 - 琉璃 毛细 管 竺 度 计 是 通过 其 虹吸 
管 间 歌 地 吸取 一 定 体积 的 柱 芒 出 物 ， 
测定 其 流 经 毛细 管 的 时 间 ， 根 据 经 虚 
方法 计算 特性 苛 度 。 不 锈 锁 毛细 管 茜 
度 计 是 通过 其 压力 传 感 涡 ， 连 续 地 测 


| 定 柱 流出 物流 经 毛细 管 时 的 压力 差 来 


THRE. BERT ARRA 
定性 的 要 求 非常 高 。 它 除了 测定 分 子 
量 久 外 还 可 以 研究 聚合 物 分 子 的 支 化 


， 问题。 


BR Rb AB RE TE SE EE urine porpho- 
He aot BE BR WE 
EA Mis Ehdich 试剂 混合 ， 再 
加 2ml HAZ, FA RG RE 
A, FRA. WKAR, Ki 
FFE 66 Bop AAR PASE; 如 水 屋 无 色 则 
为 阳性 。 

RE wea RFRA AMG 
环 过 程 中 形成 的 产物 ， 由 肾脏 排 港 ， 
BRU SE. RR BR, 
MY PRR. TE RA eS 


568 noc RE 


1.8-7. Immo- L. WE 
血 中 尿素 可 了 解 肾 小 球 站 过 功 
能 情况 。 

RRP urea sensor WE 
将 尿素 氧化 酶 固定 于 信号 转换 器 表 
面 ， 根据 酶 分 子 对 底 物 分 子 识 别 反 应 
的 特征 ， 结 合 
电极 、 热 敏 电阻 、FET、 光 化 学 手段 
SE LAM RE REE RE 

Fe 4 38 concentration index of 
比 。 可 直接 反映 血 奖 通过 肾脏 时 水 被 
重 吸 收 的 能 方 ， 其 中 渗透 活性 溶质 被 
浓缩 的 倍数 ， 称 为 浓缩 指数 。 

AETI coagulase tet 测定 
某 一 细菌 株 是 否 产生 北 男 酶 的 一 类 试 
验 。 它 可 以 区 别致 病 性 、 金 黄色 葡萄 
BRE ASF Bop tt <> te ER, ae 
FADS RETA Se, RARE 
AMM OH BESS FE 8T, Ah) 混 
会 后 连续 观察 650， 每 小 时 观察 一 次 ， 
在 此 时 吞 内 如 出 现 凝 块 ， 即 局 阳性 反 
应 。 如 用 玻 片 法 ， 则 应 在 Ss， 即 出 
现 疾 集 。 测 试 时 必须 同时 做 阳性 和 崩 
性 对 照 。 

SEM agglutination 红细胞、 细菌 
等 颗粒 性 抗原 与 特异 性 抗体 反应 时 形 
MARA UL AE BES EHT 
抗体 分 子 与 相 邻 抗原 颗粒 上 抗原 决定 
能 之 间架 起 了 桥 ， 形 成 了 针 个 抗原 ， 
抗体 相互 联接 的 车 块 。 因 为 凝集 易 观 
察 ， 所 以 是 许多 血清 学 试验 的 基础 。 

RRit we & iw gel filtration chro- 
matography; GFC 8K 7K FA BE BE 
W. SALA TK BRS Ob Pe HE a A RE 


- 定 的 转换 器 如 电化 学 ， 


RRB ECS IKES | 


胶 双 谱 。 水 溶性 高 分 子 化 合 物 的 分 离 
采用 这 种 体系 。 


SER AKER gel inner volume BE 


| EEEE POS FL BR ARR AHER, 


REWE gel chromatography 
又 称 体积 排斥 色谱 、 空 间 排 阻 色谱 、 
分 子 岂 色谱 等 。 是 以 化 学 情 性 的 多 我 
性 物质 作 固定 相 ， 洲 质 分 子 不 是 与 男 
定 相 发 生 相 互 作用 ， MASAI 
径 大 小 的 影响 而 村 到 分 离 的 一 种 液 相 
色谱 分 离 模式 。 比 团 定 相 孔 径 大 的 溶 
a} FAR ARE ATLA, 迅速 流出 色谱 
柱 ， 不 能 被 分 离 。 比 团 定 相 孔 径 小 的 
分 子 才能 进入 扎 内 而 产生 保留 ， 湾 质 
分 于 体积 越 小 ， 进 人 固定 相 筷 内 的 儿 
率 越 大 ， 于 是 在 固定 相 中 停留 〈 保 
留 》 的 时 间 也 就 越 长 。 凝 胶 色 谱 法 
主要 用 于 有 机 高 分 子 化 合 物 的 分 离 和 
分 子 量 分 布 的 测定 。 

RR BBE gel chromatograph 
专门 用 于 测定 有 机 高 分 子 化 合 物 的 分 
子 量 和 分 子 量 分 布 的 液 相 色 谱 仪 。 它 
与 莹 通 液 相 色谱 仪 的 不 同 之 处 是 它 所 
用 的 色谱 柱 是 多 孔 惰 性 填料 ， 它 所 用 


| 检测 器 则 主要 是 适合 高 分 子 有 机 物 检 


测 的 示 差 折光 检测 器 、 光 散射 检测 器 
HERRA, 

S R e A gel permeation 
chromatography; GPC 32 #pak 7K RE 
Wet HER RARER ER 
SE SCAR AS AE BE Be BE AB Be Bt 
ATHARE AL HE aa oat A A 8, 
i. 主要 适 台 于 非 水 溶性 〈 脂 溶性 
高 分 子 的 分 离 。 


BERR pet resin 一 种 孔径 较 


BEA niu 509 


小 或 在 于 状态 下 和 孔 征 较 小 的 合成 树 | 
Ad. EEE AP RAI RP. 

相交 联 的 高 分 子 链 段 组 成 的 网 络 孔 在 ，! 
| 基 酸 组 成 ,会 10 个 > REAM, 


“FRA ARER REER a E 
合 物 。 HE RER MSR ABR E L ae 
ANALRHRRAAKK. 根据 制备 方 
ERY PAWS]. PSAE 


种 ， 这 种 分 类 主要 反映 了 凝 胶 孔 结 构 “| 
， 转变 为 凝血 酶 。 


的 差异 ， 均 名 洲 朋 由 于 结构 的 均 名 而 
呈 透 明 状 ， 半 均匀 肇 胶 呈 乳 自 色 半 透 
BAAR, TEASE AE IK. 

BER Shik gel interstitial volume 
BEBE Ut HRR Sr S EKI 
溶液 体积， 不 包括 填料 孔 阶 内 溶液 的 
体积 。 

HERE gel column 


EEE.. 
MRH FH condensed-phase in- 
亦 即 挥发 干扰 ， 对 分 析 元 


terference 


素 离开 石 景 表面 挥发 进入 气相 的 所 有 
| of coagulation factor activity ”采用 凝固 


E. TPA AL MN 4) BR AI 
失 ， 形 成 碳化 物 和 夹杂 化 合 物 ， 以 及 
学 致 原子 化 不 完全 的 共 他 类 似 过 程 
SURE AG ER Lt, 
WREE., 2ZARILRR NAB 


是 以 凝 胶 性 | 
填料 填充 的 用 十 凝 胶 色谱 分 离 的 色 庶 
tk, REAR ALK 
PURER. IRES Oe | 


管内 衬 金属 稍 等 ， 使 样品 仅 分 布 在 石 | 


BAH, PHIL ABAR SE iy | 


分 析 元 素 的 挥发 。 应 用 基体 改进 剂 使 


干扰 组 分 转化 为 易 挥发 的 化 学 形态 或 


将 待 浏 元 素 转化 为 更 加 稳定 化 学 形 
态 ， 是 克服 此 种 干扰 的 有 效 方 法 。 


AIR  coagulating-emulsion 


precipitation WARNER 
AR prothrombin = AR BE HL 
因子 卫 。 是 -种 糖 蛋 和 白 ， 由 579 +e 


分 子 量 为 72000。 在 肝脏 合成 ， 需 使 
HHE ER K. 血 兹 含量 为 015 ~ 


| 02g L7, 生物 学 半 寿 期 为 60h。 


存在 于 血浆 中 ， 被 凝血 酶 永 酶 激活 后 


#200 RE prothrombinase 出 因 
F Xa, Va, Ca’! 和 磷脂 (PF3) 组 
成 的 复合 物 ， 起 丝氨酸 和 蛋白 水 解 酶 作 
Al, GRUBER. BS 
共同 途径 的 凝血 过 程 。 

RMAF coagulation factor 现 知 
oe Db ME in FA -F FE 12 个 ， 激 肽 释放 酶 
原 (PK) 和 高 分 子 量 激 肽 原 (HM- 
WK) 也 参与 凝血 过 程 。 除 因子 下 
(Ca2 Sh. FR SOE, fet 
称 凝血 蛋白 : RAFI (MART) 
外 ， 其 余 均 存 在 于 新 鲜血 桨 中 ， 故 又 
RAMA. 

Mi AF BLEW determination 


法 (一 期 法 和 二 期 法 ) 或 发 色 底 物 
法 测定 ， 并 与 标准 曲线 作 比 较 ， 便 可 
得 出 受 检 者 的 结果 。 正 常 参考 值 大 致 
为 50% ~150% . HE th PR HR ok Y- 
AOE BA, Sel) AZ WR ot OY BE OTC HE 
或 减退 。 

AAR BRA Se SE determina- 
tion of fat in milk 牛奶 中 会 脂肪 约 
3% ~5%, Ep 97% ~ 98% 74 IA 
三 酸 酯 。 牛 奶 脂 肪 的 相对 密度 为 
0.935 ~0.943, MB 28-38C, ¥ 


510 nu fixe 


半点 为 15 ~ 25°C. A ARE E pE E 


ieee EO i. NBR S EE 


方法 主要 月 峙 紫 - 如 特 里 Rose-Cottlieb 
E. E ø ph Babeock PRL BH 
(Gerber) 氏 法 、 索 氏 抽 提 法 等 ， 
FERS} BT torsional braid analysis; 
TBA 该 法 将 坛 样 涂 材 于 一 根 华 办 
E, US Gy oh Fe ee oh PK 
系 的 -- 种 技术 ， 这 是 -种 特殊 条 件 下 
STS LGA. 22B dh ABE RT ae 
HPA, HR phe a. (BBR 


RS. HRA TALE, LGR 


测量 精度 。 该 法 主要 用 于 古 究 聚合 物 
HJF, FZ RU PARMAR A, 


PERE TARA. SES HE 


合 物 的 研究 中 . 
扭曲 分 子 内 电荷 转 称 twisted in- 
ternal charge transfer; TICT 同时 含 


Rh. ERT RM MBAR j 


eS. TERR IH SH HH 90° BY LL 
实现 最 大 限度 的 电荷 分 离 ， 这 种 扭曲 
后 电 届 转移 的 状态 称 为 TICT 2S. h 
于 TICT 激发 态 极 性 较 局 部 激发 态 极 


以 观测 到 TICT 态 闭 光 。 同 时 TICT 激 
发 态 对 客体 分 子 的 加 人 很 敏感 ， 利 用 
“TICT 莹 光 的 开 - 甘 ”效应 可 以 实现 
对 客体 分 子 的 识别 。TICT 荧光 还 可 
用 于 微 环境 锯 性 的 检测 等 。 
HRI torsional vibration 也 称 
狙 转 振动 。 是 … .种 商 外 弯曲 振动 ， 分 
子 中 一 部 分 原子 通过 单 键 相 对 于 另 一 


部 分 原子 产生 有 限 转动 所 形成 的 振 | 


i 


为 波 尔 花 曙 常数 ,了 为 热力 学 温度 }. 
山 存 在 不 同 异 构 体 ; BUSS 
AT, RUF A HEP MEZARI 
ETER WA- -种 稳定 态 很 快 转 换 到 
另 一 种 稳定 态 ， 这 时 分 子 中 --- 部 分 原 
了 了 可 相对 于 另 部 分 原子 做 有 限 的 旋 
H. EARS SE), (th BEE 200cm 
UPR. 质量 和 结构 的 变化 对 其 
频率 位 置 的 影响 较 小 ， 用 以 区 分 某 些 
基于 在 此 波段 内 产生 的 弯曲 振动 
吸收 。 

扭转 振动 
曲 振动 条 .. 
农产品 分 析 analysis of agricultural 
products 广 沈 的 农产品 包括 农作物 、 
APG, RP LARP. RM ATK 
产品 则 仅 指 农作物 和 畜产 品 。 农 产品 
SPER Lie, ERB TE 
AEA i BD RSE 
Ht, AFORE See MRE 
农产品 的 质量 ， 
农药 pesticide 


i a 


twisting vibration 


农业 上 几 于 防治 


| IRB SUAVE, RESH 
ERAS. AUER PAH | 


Al, RER GIR, THA 
H. ABR. AM, RARA., $ 
鼠 剂 、 除 草 剂 、 和 植物 生 长 油 节 剂 等 。 


i 根据 原料 来 源 可 分 为 有 机 农药 、 无 袖 


KH. 植物 性 农药 、 微 生物 农药 和 昆 
虫 激 京 等。 根据 加 工 剂 更 可 分 为 粉 
Wl, OME BR. TAERA. A 
剂 、 FURR. RAA. AM. UPL. BE 
HEA. URAL. RRR) MAR], BUR 
A. RAS. AK SRB a 


动 。 在 绕 单 键 的 转动 中 ， 运 动 爱 位 又 | 体 ， 少 数 是 气体 。 很 据 害 下 或 病害 的 
所 制约 。 若 分 子 位 航 高 度 大 于 地 (k | 种 类 以 及 农药 本 身 物理 性 质 的 不 同 ， 


fe nong Sti 


采用 不 同 的 施用 方法 ， 如 制 成 粉 本 撒 


4h. WKAR. RPP RR PURUN 
射 ， skein ye LR ERRE. 
REELS salety evaluation of 
pesticide BLE RGR OH th A 
RADER EEHEHE. 环境 
安全 评价 是 通过 各 种 室内 模拟 实验 和 


田间 试验 方 法 探 明和 评估 农药 对 环境 
和 非 靶 标 牛 物 的 安全 性 与 危害 性 ， 为 | 
新 农药 的 合理 使 用 和 防止 农药 污染 提 
供 科学 依据 。 其 评价 方法 分 为 两 个 阶 
段 ， 印 新 农药 开发 的 安全 性 预 评 价 和 
农药 使 用 后 的 安全 性 现状 评价 。 农 药 
卫生 毒 理 安全 评价 是 以 动物 实验 资料 
外 推 和 对 人 的 直接 观察 资料 ， 预 测 某 


一 农药 对 接触 人 群 的 危 队 性: 主要 根 
据 其 理化 性 质 . 动物 实验 及 人 性 观 赛 


资料 进行 定性 和 定 民 的 全 面 评价 ， 同 


时 也 应 考虑 此 用 途 、 接 触 人 群 的 多 


少 、 公 众 利益 、 经 济 利 益 等 来 权衡 利 : 
焉 综合 分 析 ， 提 出 禁用 、 限 用 、 安 全 


使 用 或 预防 措施 的 建议 。 
农药 标准 品 
Pesticide 


CCIPAC) 的 《准则 》 中 ,将 农药 分 
析 中 参 比 物质 分 为 两 类 : (1) 基准 
参 比 物 ， 是 高 纯度 的 、 对 各 项 特性 有 
详细 描述 的 合格 参 比 物 ; {2) 工作 


标 样 ， 是 经 纯化 的 、 用 于 日 常 分 析 工 

HWE. BSA ERR 
都 可 使 用 纯度 较 高 的 工业 品 原 药 , 经 | 
纯化 制 得 ; 或 使 用 纯化 的 原料 和 中 间 | 


EHARA., E+ tkt. 


i cide residue 
standard sample of | 原 巡 药 量 一 半 所 党 的 时 间 .. 通常 从 残 
在 农药 分 析 中 作为 参 比 物 | 
质 ， 用 于 确定 同 种 农药 基 值 的 高 纯度 | 
原 药 . 在 国际 农药 分 析 协 作 委 员 会 | 


农药 残留 pesticide residue 农药 
使 用 后 残存 于 生物 体 、 农 副产品 和 环 


| 境 中 的 微量 农药 原 体 、 有 毒 代 济 物 和 


FEL ER. 残存 的 数量 称 作 农药 残 
留 量 ， 单 位 用 mg: ke ” 表示。 种 国 
均 制 定 了 农药 在 农产品 和 食品 中 的 最 
SOAR a HE, ROR A 
FL Me ALA BPE Be ay 
tl PSE EAS PE 
害 ， 这 种 危害 称 为 农药 残留 毒性 ， 简 
RE. HASH ERASBEM P 
要 求生 产 企业 在 新 农药 申请 登记 时 提 
出 详细 的 残留 试验 资料 ， 一 - 般 应 包括 
ARAB. RATER. RR 
动态 、 农 药 残 留 半 误 期、 安全 提 卫 期 
和 在 作物 上 的 最 终 残 狠 量 等 资料 以 太 
相应 残留 物 分 析 坊 法 .研究 农药 残留 
的 最 终日 的 是 通过 科学 合理 用 药 以 减 
少 对 环境 前 污染 及 对 人 类 利生 态 系 的 
不 良 影响 : 

RARAP half-life of pesti- 
指 农 药 残 贸 分 解 消 失 至 


留 动 态 曲线 上 求 出 农药 降解 一 半 的 天 
数 为 半衰期 ， 用 它 衡 量 农药 在 自然 界 
中 的 稳定 性 和 持久 性 ， 一般 以 农药 在 
作物 上 和 土壤 中 的 半衰期 表示 。 农 药 
残留 半衰期 与 其 本 身 的 物理 化 学 性 质 
有 关 ， 还 与 施 药 方式 和 环境 条 件 有 
关 ， 所 以 它 愉 能 代表 在 某 一 特定 条 件 
下 农药 的 消解 能 力 . 

农药 残留 动态 dynamic of pesticide 
residue ” 施 洁 后 残留 安 药 逐步 降解 和 
HARHA. KHR ARTHAS 


| 理化 性 质 、 使 用 方法 、 施 药 时 期 的 影 


:12 nong 家 


响 外 ， 还 与 土壤 作物 的 类 型 和 性 质 
RMR EAA A. 残留 动态 是 这 些 内 
素 综 合作 用 的 表现 。 在 作物 、 士 壤 中 


的 农药 残留 是 随 天 数 增加 而 不断 消 | 
| 性 和 定 基 分 析 的 过 程 。 目 的 是 为 了 评 
”务农 药 残 留 的 危害 性 ， 保 障 人 体 健 


诚 ， 可 和 根据 不 同 天 数 的 实验 结果 得 山 
RBS HA, RAR a T 
RAAR AR AS, HPL 
SE-B Ay SERA, PRE Se 
FRA RAR EPK, WAZ E 
行为 ,指导 安 全 合理 使 用 农药 。 
农药 残留 法 典 委 员 会 
committee ott pesticide residue; CCPR 
HK BS a a. ES 
APH ARR TK ES, KB 
PS PRAH É A A fe BB ae E 
限量 取得 协调 - 致 的 意见 ， 最 后 提交 


the codex 


货品 法 典 委 员 会 审定 通过 ， 使 之 成 为 ， 
国际 间 能 够 共同 遵守 的 公平 的 国际 标 ， 


准 。 访 机构 除 各 国政 府 代 表 团 外 ， 还 
有 一 些 著 名 的 国际 机 构 组 织 ， 如 国际 
农药 企业 联合 会 (GIFAP) 、 国 际 公 
职 分 析 化 学 家 学 念 【AOAC)1 HER 
纯粹 与 应 用 化 学 联合 会 【IUPAC ) ， 
HEERE HH (IS0) 、 国 际 化 学 
品 安全 评价 组 织 (IPCs) 等 参加 会 
议 。CCPR 机 构 的 主要 工作 包括 : 


残留 限量 (包括 得 残留 限量 ) 和 指 
导 性 残留 限量 ， (2) 审议 农药 残留 
专家 委员 会 提 父 的 最 高 残留 眼 量 草 
案 ; G) 对 食品 和 动物 饲料 进行 商 
BIX: (4) 推荐 农药 残留 分 析 和 
取样 方法 ; (5) MERA Me 
理学 评价 的 优先 表 ; (6) 促进 和 推 
荐 世界 各 国 接受 CCPR 制定 的 最 高 残 


| 剂量 呈正 相关 ; 
(1) 制定 农药 在 食品 种 饲料 中 最 高 ， 


留 限量 ， 以 及 制定 有 关 农 药 残 留 专业 
术语 的 定义 。 

农药 残留 分 析 pesticide residue 
对 币 其 农药 残留 进行 的 定 


analysis 


康 ， 防 止 环境 污染 .农药 残留 分 析 有 
LP AD: (1) 残留 试验 和 
残留 分 析 ， 为 新 农药 开发 登记 提供 其 
在 作物 上 的 残留 动态 和 最 终 残 留 资 


1 料 ， 用 于 制定 农药 最 大 残留 限量 和 合 
| 理 使 用 准则 ; 


(2) 农药 残留 监测 ， 
为 评价 农药 对 农 畜 产品 和 环境 的 污染 
和 制定 防治 措施 提供 依据 . 

农药 残留 量 生 物 测 定 bioassay of 
pesticide residue ”在 控制 条 件 下 通过 
测量 农药 对 枉 感 指示 生物 {动物 、 
植物 、 微 生物 ) 的 死亡 率 【或 抑制 
率 ) 、 生 长 率 等 生理 指标 来 确定 其 残 
留 量 的 生物 测定 方法 。 所 用 指示 生物 
因 农 药 种 类 而 不 同 ， 除 草 剂 及 生长 调 
上 诫 采用 高 等 植物 或 药 类 ， 杀 菌 剂 用 
微生物 ， 杀 虫 剂 多 用 尾 虫 作物 为 指示 
生物 。 此 方法 必须 具备 两 个 条 件 : 
(1) 指示 生物 对 农药 前 反应 程度 与 
(2) 反应 结果 易于 
观察 和 测量 ， 且 具有 良好 的 重复 性 。 
Ue Arik Ae a OA 


| A. VHRR RR. 测定 结 


果 更 接近 实际 情况 等 优点 。 缺 点 是 特 
异性 差 ， 只 能 测 出 对 指示 生物 的 
活性 。 

农药 残留 田间 试验 pesticide tresi- 


| due field trial 为 农药 登记 和 制定 农 


产 蕊 中 的 农药 最 大 残留 限 呈 标准 或 制 
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定 农 药 合 理 使 用 准则 ， 提 供 残 留 帝 料 
而 设计 进行 的 室外 【或 横 拟 ) 试验 . 
ER AHI, HERA A A 
《MRL 值 ) 和 农药 合理 使 用 准则 的 各 
项 技术 指标 时 ， 均 以 农药 在 农作物 、 
土壤、 水 中 的 消解 动态 和 实际 残留 水 
平等 省 项 残留 评价 资料 作 依据 ， 而 这 
地 资料 都 是 从 农药 残留 田间 试验 或 模 
拟 试 验 获 得 的 。 科 党、 合理 、 规 范 化 
的 试验 对 提供 足够 数 量 和 共有 充分 代 


表 性 戌 留 分 析 样 本 的 基础 ， 也 是 取得 
| ronment and the WHO expert group on 


完整 残留 评价 资料 的 保 让 。 农 药 残 贸 
男 疝 试验 槛 求 一 个 农药 制剂 在 一 种 农 
作物 上 使 用 ， 必 须 在 两 个 以 上 代表 性 
产 区 进行 两 年 以 上 的 重复 试验 ,试验 
内 容 主要 包括 : 供 试 农药 在 试验 作 
物 、 廿 霹 、 水 中 的 消解 动态 试验 ， 以 


药方 法 等 与 采 收 时 的 作物 、 土 壤 、 水 
中 农药 残留 量 关 系 试验 ， 以 评价 在 各 
种 不 隔 条 件 下 , 实际 农药 残留 
量 水 平 。 


农药 残留 物 分 析 pesticide residues | 


analysis 指 水 体 、 土壤 和 作物 中 残 
存 的 各 种 无 机 农药 及 有 机 农药 的 分 析 
检测 。 农 药 残 留 最 检测 方法 是 否 符合 
要 求 和 可 行 ， 主 要 以 方法 的 检 出 限 、 
准确 度 和 精确 度 作 为 重要 的 衡量 指 
标 。 它 根据 检测 目的 ， 待 测 物 和 样本 
种 类 不 向 而 要 求 不 同 ， 若 检测 某 食品 
中 农药 残留 的 目的 是 为 了 与 规定 的 最 
KERB BH (maximum residue limit, 
MRL) 比较 ， 以 判断 是 否 超标 决定 
能 否 投 入 市 场 ， 则 要 求 最 醋 检 出 浓度 


| 
i 


| 应 低 于 MRL 值 一 个 数量 级 (10 f) 


Ria. Silat hy MRL EIIE, Bll 
最 低 检 出 浓度 至 少 应 与 MRL 相同 。 
如 果 检 测 目的 是 研究 某 农药 在 食品 、 
人 饲料、 土壤 、 水 和 大 气 中 污染 程度 以 
及 消解 规律 等 ， 则 要 求 的 最 低 检 出 波 
度 要 低 得 和 多， 才能 得 出 有 规律 的 检测 
数据 ， 以 便 统 计 分 析 敌 出 结论 。 
农药 残留 专家 委员 会 联席 会 议 

joint meetings of the FAO panel of ex- 
perts on pesticide residues and the envi- 


pesticide residues; JMPR 创始 于 
1962 年 。 每 届 FAO/WHO 农药 残留 
专家 委员 会 由 联合 国 粮 农 组 织 和 世界 
卫生 组 织 总 干事 在 国际 范围 内 聘请 


| 65-~?7 名 专家 组 成 ， 每 年 举行 一 次 会 
评价 其 残留 消解 速率 ; 不 同 施 药 其 、， 
不 同 施 药 次 数 、 不 同 间隔 斯、 不同 施 


议 ， 其 中 成 员 按 当年 农药 评议 优先 表 
中 的 品种 ， 仅 从 学 术 上 对 各 国政 府 部 
门 及 国际 农药 企业 联合 会 中 各 大 农药 
制造 公司 所 提供 的 根据 良好 农业 措施 
以 及 良好 的 实验 室 操作 规范 所 取得 的 
残留 实验 数据 ， 市 场 食品 安全 性 普查 
的 测 中 所 肥 得 的 残留 数据 ， 进 行 消费 
危险 性 和 安全 性 研究 和 评剧， 制订 出 
一 系列 有 关 农 药 最 高 残留 限量 。 对 残 
留 分 析 和 取样 方法 ,农药 代谢 途径 及 
其 代谢 产物 和 农药 在 环境 中 残留 状况 
做 出 评价 ， 对 农药 残留 专业 术语 做 出 
定义 。 世 界 卫 生 组 织 系 统 的 残留 专家 


i 就 农药 的 毒 理学 试验 数据 ， 对 农药 的 


SBE (RO, BU, Be) 等 


| 方面 做 出 评价 ， 制 订 出 有 关 农 药 的 每 


ASTRA RAMA KRAR BS 
HER. - FRAC AGH Se AA 
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会 全 体会 议 讨 论 。 在 国际 .| JMPR 在 
农药 残留 综合 性 评价 及 有 关 农 药 残 留 


HERRE T ERARE, AT | 


FE PE Bt CRR GI EARE 


国 出 版 物 出 版 .如 农药 残留 评价 报告 | 


集 ， KAREME, 农药 残留 毒 
理学 译 价 文本 . 
农药 代谢 
农药 在 生物 体内 外 由 酶 催化 的 反应 。 


metabolism of pesticide 


EBT RG EO 


BHARR, FE anda] AL A A 


体 试验 ; CAGE A aA 
和 次 级 代谢 ;， 按 化 党 反应 类 型 串 分 为 
水 解 友 应 、 还 序 反 应 和 恩 | 
合肥 应。 研究 农药 代谢 的 月 的 在 于 卉 : 


氧化 反应 、 


清 农 药 对 靶 标 生物 的 作用 机 理 以 及 抗 
药性 和 选择 忻 的 关系 ， ARTE op 


生物 的 影响 以 评价 农药 的 安全 性 ， 以 


及 为 创制 新 农药 握 供 线索 。 
农药 的 土壤 豚 附 作用 soil adsorp- 


tion of pesticide 


壤 整 体 中 农药 浓度 的 现象 。 因 引起 吸 
附 原 因 的 不 同 分 为 物理 结合 Ti 

A. SHAG. Aiea 合 等 四 种 主 
SOEs, iy be RE, 
与 土壤 和 农药 的 性 质 及 其 相互 作用 时 
的 条 件 有 关 。 王 壤 对 农药 的 吸附 能 力 
的 大 小 ,通常 用 吸附 系数 总 MER 
吸附 常数 天 .来 表示 。 

REM ERISA groundwater con- 
tamination of pesticide ”地 下 水 中 农药 
残留 的 浓度 达到 一 - 定 程度 并 足以 对 人 


土壤 吸附 力 使 农药 | 
BRERA, SUE IRR | 
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、 静 电 结 | 


和 组 织 制 定 或 夏 让 了 地 下 水 中 一 些 农 
药 的 限 贡 标 准 。 造 成 地 下 水 污染 的 类 
因 较 复杂 ， 其 来 源 主要 是 农业 生产 中 
ASMA RA, EP. ER, ie. 
ae SPR AIMED. A EFE 
等 。 农 药 通过 土壤 淋 阔 等 作用 和 其 他 
诸 儿 因素， 如 农田 排水 、 水 库 、 EH 
等 . 而 到 达 地 下 水 中 。 农 药 对 下 水 


， 污染 的 原因 与 农药 的 性 质 、 施 药 、 地 


气候 、 水 文 地 质 和 十 壤 性 质 等 因素 
HR. 

RES conjugated residue 
of pesticide KREGHG MEHTA 
EX, RA, HRM SSS RRB 
FMEA RR Se KAA 
a. aR. AEM, Ai 
HK. RRMBSEMEL FASE @ 
的 : AAA, RAMUS ew 
OBR, MORSE. Va ARE 
S-a . ARBAR., ARA 
UREE., SL RCRRYES ee UR 
DL. MAES RY, WU ee a 
REMC, He 
物 的 形成 反应 可 看 作 是 生物 体 对 农药 
的 解毒 行为 ， 生 物 活性 极 低 ， 月 极 性 
A TK. 易于 从 动物 体内 排出 。 
轿 合 物 的 分 析 ， 通 常 首先 采用 酶 水 
R. RARER DRE AT ITE. a> Fe 
合 物 发 生 离 解 ， 继 之 用 薄 层 析 法 等 方 
法 使 离 解 后 的 各 组 分 彼此 分 离 ， 然 后 
再 用 薄 层 显 鱼 、 放 射 性 自 显 影 等 方 


| 法， 对 各 组 分 进行 鉴定 。 


KIER partition coefficient 


of pesticide — JE VR A HE REF OP 


类 和 环境 造成 危害 的 现象 ,许多 国家 AE PLC ERR IRR 
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到 平衡 分 配 时 ， 在 正六 醇和 水 两 相 中 
HEZE., FAK, San. RASA 
系数 可 影响 农药 如上、 应 用 此 农药 进 
大 环境 后 的 冉 耸 配 过 程 . 天 .与 农药 
TOR PIS, PERI RR. £H 
高 集 系 数 、 农 药 毒 性 等 环境 行为 参数 
AMORA, We K.. HI AAA EN 


Bo WERE RA : 
， 检验 方法 ， 即 方法 标准 和 规范 农药 标 


HAS. 

RBA pesticide analysis 对 
农药 原 药 和 人 制剂 由 的 有 效 成 分 、 中 间 
体 和 条 质 含量 进行 的 检测 RHR 
分 析 。 农 药 党 是 分 析 是 指 药品 中 农药 
有 效 成 分 售 量 较 高 ， 通 常 至 少 有 百 分 
之 几 。 为 了 获得 样品 中 农药 的 准确 含 
B.A AOE RE SIE IK 
到 应 有 的 要 求 ， 

农药 公害 pesticide pollution; pes- 
ticide hazard 农药 对 坏 境 所 造成 的 施 
E. 包括 对 人 体 的 毒害 、 作 物 的 沪 
染 、 和 鱼 和 鸟 类 的 毒害 、 午 态 系 的 影响 
等 。 主 要 是 一 些 有 机 氛 农 药 和 含 禹 、 
i. REARS MH, WR wey R 
ERMA SA. AAR, 
SU AE. ARE, REE A 
RAMEE, MERGER, 231€ 
急性 中 毒 。 防 治 措施 有 生产 高 效 低 毒 
农药 、 禁 止 和 限制 使 用 有 害 农 药 、 吉 
强 农药 管理 工作 、 提 高 农药 使 用 效果 
以 及 采用 综合 防治 方法 等 ; 

农药 规格 pesticide specification 
农药 产 品 达到 预期 防治 效果 所 需要 的 


TRS AE. RAFE a 
BEER, ARRA. EERE. 


EFE. ERRAN., fa Be fii BOR 
方面 的 重量 指标 。 既 过 标准 行政 管理 
部 门 批准 并 发 布 实施 后 ， 可 作为 法 定 
质量 监督 检验 机 构 对 市 场 上 流通 的 农 
药 产 品 进行 抽查 检验 的 依据 ， 世 常 作 
为 生产 企业 与 用 户 之 间 购 销 合 间 的 组 
成 部 分 . 

农药 标准 包括 某 些 项 目 统一 的 标准 


谁 内 容 和 表述 方式 的 标准 规范 。 国 际 
标准 有 适用 于 农用 药剂 的 FaD 标准 
和 运用 于 会 共 卫 生 杀 虫 剂 的 WHO 标 
HE. WHO 标准 本 身 包 括 检 验方 法 ， 
FAO 标准 中 不 提供 检验 方法 ， 它 直 
接 采 用 国际 农药 分 析 协 作 委 员 会 
(CIPAC) 方法 。 中国 的 农药 标准 分 
为 二 级 ， 凤 国家 标准 、 行 业 标准 和 企 
亚 标 准 。 国 家 标准 由 全 同 农 药 标 准 化 
RACHA Md, HMR 
监督 局 批准 并 发 布 实 施 。 行业 标准 由 
全 国 农药 标准 化 技术 委员 会 审查 通 
过 ,由 原 国 家 石化 局 批准 并 发 布 实 
施 ， 国 家 标准 和 行业 标准 为 全 国 强 制 
性 实施 标准 . 企业 标准 由 企业 制定 ， 


| 经 地 旋 技 术 监督 行政 部 门 批准 并 发 布 
”实施 。 低 一 级 标准 的 技术 指标 不 得 低 
”于 高 一 级 标准 的 技术 指标 。 


RLS pesticide chemistry 农 
HERE TURE EAE, ee 


， 工 业 和 农学 等 的 理论 和 技术 为 基础 的 
| 交叉 学 科 。 它 包括 农药 的 合成 、 剂 
， 型 、 加 工 及 使 用 技术 ， 农 药 分 析 和 戚 
质量 指标 与 后 产 企业 能 够 达到 的 质量 


留 、 和 牛 物 测定 及 药 效 试验 ， 农 药 兹 性 
各 毒 理 及 农药 环境 毒 理 等 。 
农药 环境 标准 


environmental 
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atandard of pesticide 


国家 为 保护 人 | 


类 健康 及 其 生存 环境 ， 对 环境 中 农药 
| 壤 和 动 植 物 中 的 残留 农药 。 它 是 击 农 


在 一 定时 间 和 空间 范围 内 容许 会 量 做 
THROM AE. HEIDE SP OT PKA 
境 质 量 农药 标准 、 水 环境 质量 农药 标 
准 和 土壤 环境 质量 农药 标准 。 它 们 必 
评价 坏 境 质 基 和 环境 监督 管理 工作 的 
法 寇 依据 ， 是 保护 环境 和 保障 人 类 健 
RH BEF. 

农药 环境 监测 environmental moni- 
toring of pesticide 连续 或 间断 地 测定 
环境 中 农药 及 此 代谢 物 的 浓度 ， 观 察 
KHOR SILER we 


由 于 污染 源 的 强度 、 地 理 条件 、 气 象 | 


条 件 不 同 以 及 农药 污染 物 的 分 散 性 、 
扩散 性 和 北 学 活性 的 差异 等 因素 ， 污 


染 的 范围 、 程 度 太 其 影响 也 不 同 。 因 
| in soil 农药 在 土壤 中 贿 水 垂直 向 下 


此 要 在 一 定 范围 内 设立 若干 监测 点 ， 
组 成 监测 网 络 以 监测 农药 污染 物 浓 庶 
变化 及 其 影响 ， 并 据 此 制订 适当 减 污 
措施 和 防治 对 策 。 环 境 监 测 的 对 象 包 
FERAL. RADE, Be HRR 
Fea] SR Ue aT SOE E 
性 监测 和 事故 性 监测 等 ， 
KIHE volatilization of pes- 
ticide RAAT RI RIRAK 
气 的 现象 。 农 药 的 挥发 作用 可 产生 在 


RARES., RE, EAL Ree IS 


HERR. FRAEN 
须 考虑 农药 分 子 本 身 的 挥发 速度 、 农 
药 从 水 中 的 挥发 能 力 及 其 在 土壤 中 的 
拜 发 速度 。 农 药 挥发 速率 与 农药 的 忒 
气压 . KE., STE. LERH 
能 及 土壤 含水 量 等 因子 有 关 。 
RBA AHAB bound residue of 


pesticide ADK ETH ARLE D 
HOSE TE TE eB AS A E 


药 母体 化 全 物 或 其 代谢 物 与 土壤 中 腐 
郊 质 、 植 物体 内 木质 素 ERS 
过 化 学 键 合 或 物理 结合 作用 ， 牢 固 地 
结合 在 : -起 形成 的 ， 伴 随 着 农药 降解 
过 程 同时 发 生 的 。 由 于 用 常规 方法 无 
ROR, Bia se ARORA ae 
射 性 示 踪 技术 进行 视 定 ,用 "CC 标记 
过 的 农药 处 理 样 品 ， 再 用 农药 城 留 分 
析 中 常规 方法 芋 取 ， 菜 取 后 的 样品 残 
秸 ， 用 氧化 燃烧 使 结合 态 农药 中 所 合 
的 “转化 为 “CO0. ， 用 碱 性 吸收 藏 捕 
集 ， 再 用 液体 闪烁 计数 器 测 晤 其 故 射 
性 活 度 。 
农药 淋 深 作用 leaching of pesticide 
移动 的 现象 。 随 着 农药 的 向 下 移动 ， 
扩大 了 农药 在 十 层 中 的 分 布 范围 ， 这 
一 现象 对 农药 的 药 效 、 药 害 及 其 降解 
作用 均 有 影响 。 对 于 一 些 内 吸 性 杀 虫 
麟 、 杀 菌 剂 ， 农 药 从 地 表 通 过 淋 溶 作 
用 进入 土 层 后 ， 增 加 了 农药 与 根系 接 
甬 的 机 会 ， 有 利于 药 效 的 发 挥 ; 而 对 
于 一 些 除草 剂 ， 则 可 能 起 到 相反 的 作 
用 ,水 溶性 强 的 农药 品种 ， 训 随 水 滩 
湄 到 土壤 深 屁 ， 从 而 可 能 导致 对 地 下 
水 的 污染 。 农 药 进 人士 壤 深 层 后 ， 生 
物 降 解 、 化 学 降解 、 物 理 降 解 的 条 件 
都 随 之 减弱 ， 因 此 将 会 延长 其 在 土壤 - 
中 残留 期 。 农 药 在 土壤 中 的 淋 溶 作用 
受 农药 性 质 、 土 壤 特 性 和 气 民 条 件 等 
因素 影响 。 测 定 淋 溶 作用 的 方法 有 土 
REEERE, HERE. kH 


# nong $17 


法 和 田间 淋 溶 测定 法 等 。 由 于 农药 的 
麻 溶 性 能 与 土壤 的 吸附 作用 密切 相 


关 ， 有 时 也 可 用 农药 的 吸附 性 能 来 估 | 


算 农 药 的 淋 溢 作用 。 
RAME drift of pesticide AF 
HS BY fe 25 FE BR A BE KOE HK 


送 到 施 药 靶 区 以 外 的 移动 现象 。 漂 移 | 
现象 的 产生 是 多 种 因子 的 综合 结果 ， ， 
因 秀 用 农药 对 环境 特别 是 生物 产生 的 


漂移 距离 (D) 取 妆 于 喷头 离 地 面 的 
PORE CH). RIE (u) PU He 
WHE (1)。 其 关系 式 为 


H-H. th 


防止 或 者 减轻 农药 漂移 主要 措施 有 : 
(1) PIKIR RER, (2) 在 药 
APRIKA RMA: (3) 选 
HRE, AH ER 


mes, (4) ARR BE oe 
me. 
农药 全 分 析 full identification of 


pesticide ”对 农药 原 药 的 组 成 进行 定 
性 和 定量 分 析 的 总 称 。 它 为 农药 登记 
提供 产品 有 效 成 分 洁 基 、 显 著 性 杂质 
(一 般 规定 为 >0.1%】 的 结构 及 其 
SH. KD. HR. AAA SUR 
剂 不 溶 物 竺 数据。 一般 所 有 鉴定 成 分 
的 质量 百分数 总 和 应 超过 98%, 无 
法 鉴别 的 杂质 应 描述 研究 过 程 并 提供 
可 能 的 推断 结 染 。 

农药 确证 pesticide identification 
对 田间 或 实验 室 分 析 样 本 中 未 知 农药 
或 代谢 物 的 化 学 特征 徐 出 淮 确 的 鉴 
E. 一般 需 采 用 两 种 以 上 方法 来 证 实 
某 化 合 物 的 存在 。 定 性 确证 是 利用 检 
测 对 象 的 理化 性 质 、 波 谱 学 特征 、 色 


谱 图 中 的 相对 保留 时 间 、 色 谱 - 质 谱 
联机 谱 图 、 薄 层 层 析 法 中 的 相对 比 移 
值 、 化 学 反应 性 等 来 进行 对 比 。 定 量 
确证 是 在 定性 确证 基础 上 译 少 采用 一 
种 补充 方法 来 证 实 检 测 结果 的 正确 性 
和 可 仁 性 ， 如 监测 农药 质量 指标 和 检 
查 标 准 执行 情况 时 需 进行 定量 殉 证 。 

农药 污染 pollution by pesticides 


污染 。 施 药 后 ， 一 部 分 附着 在 作物 体 
+, 或 滩 人 植物 体内 残留 ， ER, 
菜 、 水 果 受 到 污染 ; 另 一 部 分 落 在 土 
壤 上 ， 有 时 则 直接 施 在 土壤 中 。 所 施 
农药 除了 部 分 被 作物 吸收 外 ， 还 有 部 
PRAHA RA, Se, 
或 是 随 雨 水 及 农田 排水 流入 河 湖 ， 造 
或 水 体 污 染 和 鱼 贝 类 污染 。 农 产品 内 
的 残留 农药 又 通过 饲料 污染 裔 食 产 


| 品 。 农 药 通过 水 、 气 、 食 品 最 终 进 人 


AR, HES MEER Bet fi 
害 - 农药 进 人 生态 系统 的 物质 循环 
i, WARM, Ra, AE 
ARAB RPS HE, AEBS fit 
FSF RAR, ie RIS e 
的 农药 主要 是 -- 些 性 策 稳 定 、 在 环境 
或 生物 体内 不 易 分 解 消 兴 ， 又 具有 一 
定 急性 、 慢 性 毒害 的 品种 。 农 药 污染 
的 防治 主要 是 提倡 病 虫 章 害 的 综合 防 
治 ， 碱 少 化 学 农药 的 用 量 。 对 化 学 农 
药 ， 要 研究 簿 选 高 获 、 低 毒 、 低 残留 
和 高 选择 性 【〈 即 非 广 谱 的 ) 的 新 农 
药 ， 研 究 新 的 剂型 和 改进 施用 方法 ， 
严格 遵守 化 学 农药 的 安全 施用 标准 
等 。 配合 以 生物 防治 ， 培 育 抗 病虫害 
的 新 作物 品种 ， 利 用 一 些 栽 堵 技 术 ， 
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做 好 植物 检疫 ， 病 虫 书 的 预测 预报 针 
对 昆虫 在 生理 上 最 注 验 环节 施 药 和 用 
其 他 物理 方法 (例如 机 械 捕 杀 和 利 
HRT) F. TARER. 


农药 药 害 试验 ”phyto-toxicity test of : 


pesticide ”在 温室 成 田 问 测定 农药 对 
生物 体 引 起 伤害 作用 决 小 的 试验 方 
法 。 在 农药 开发 阶段 药 害 试验 是 衡量 


药剂 对 作物 安全 性 的 基础 试验 之 -，。 


按 发 生 药 害 时 期 可 分 为 ， (1) 直接 
药 涯 ， 即 施用 农药 对 当 季 作物 造成 的 
危害 ; (2) 剖 接 药 害 ， 即 施用 农药 


使 邻近 敏感 作物 受害 。 按 照 症状 性 质 | 
， 相同 电极 在 同一 组 分 不 同 浓度 的 介质 
(2) 隐患 性 药 | 


可 分 为 : (1) BRB, Aa Me 
态 直 接 观 察 到 症状 ; 
害 ， 从 作物 外 疯 看 生育 元 明显 症状 ， 
(ARE Po ARR, PH ee 
的 程度 主要 与 农药 质量 、 使 用 技术 、 
作物 和 环境 条 件 等 多 方面 因素 有 关 。 
为 确 定 药 害 , 根据 不 同 具体 情况 需 进 
$T: (1) 品种 敏感 性 试 答 ; {2) 选 
择 性 试验 ; (3) 种 子 处 理 中 的 特 鳞 
HERE: (H 后 厦 作 物 影响 试验 ; 
(3) 特殊 田间 小 区 试验 。 

RISB effectiveness of pesticide 
衡量 农药 药 效 大 小 的 主要 措 标 ， 是 药 


剂 在 各 种 环境 因素 下 对 有 害 生 物 综 合 | 


作用 的 效果 。 农 药 药 效 的 表示 一 般 根 
据 防 褒 对 象 、 作 物种 类 调查 防治 前 后 
有 害 生 物种 群 数 生 变化 . 危害 程度 、 
作物 长 势 及 产量 等 评价 药 效 大 小 。 杀 
虫 剂 药 效 主要 有 有 种群 减退 率 、 防 治 效 
R. BER, HEART 杀菌 剂 药 
效 常 用 发 病 率 、 病情 指 数 、 防 治 效 
果 ; 除草 剂 常用 荣 草 覆盖 度 、 地 上 饼 


H 
I 


重 或 者 十 重 碱 少 百分率 、 防 除 效果 、 
选择 性 指数 、 选 择 程 度 以 及 产量 
HE REN 

农药 移动 作用 movement of pesti- 
王 壤 中 农药 以 分 子 形态 
吉 吸 附 在 固定 微粒 表面 随 水 气 的 扩散 
流动 ， 从 -处 问 另 一 处 转移 的 现象 。 
影响 农 结 移动 作用 的 强 弱 与 农药 性 质 
和 环境 内 素 有 关 . 它 与 农药 溶解 性 、 
RUE, ITRE, A SERRE 
用 以 及 施 药 方法 等 密切 相关 。 其 测定 
法 有 田 闻 实测 法 和 室内 模拟 测 汇 法 ， 

oR BARE concentration cel 两 个 


cides in soil 


中 组 成 的 电池 . 

RAR concentration coro- 
sion cell HH iR 22 Ti BA A h AAS 
浓度 差 引 起 的 电位 差 而 形成 的 腐 
fb A He. 

浓 差 过 电位 
tential ”由 法 其 极 化 产生 的 过 电位 。 

WEE concentration polarization 
电流 通过 时 ， 由 于 电子 交换 反应 ， 电 
Ze El BA ARR RE A EEF 


concentration averpo- 


| 无 电流 通过 时 的 浓度 (本体 浓 讼 )， 


引起 电极 电 执 偏离 无 电流 通过 时 的 平 
衡 电势 。 其 偏离 值 在 一 定 条 件 下 由 浓 


| SRA. BRR aR ge ohh aR 


RRA, AP RRR 
层 的 存在 ， 不 能 多 部 消除 。 

REPRE DE concentration quenching 
纯 的 气态 或 被 态 的 荧光 物质 在 高 于 一 
定 浓度 时 其 荧光 强度 或 此 省 量子 产 率 
降低 的 现象 。 其 原因 有 激发 态 分 子 与 
BAS SF RHE RMB RR, EA 


PFET BAPE R SE. MRE 
青 染 料 的 水 溶液 只 有 在 高 浓度 时 发 此 
KH. RAPA ROA TR ERK, TK 
EFEKAN AY AE BERK BE Rt PS 
See: PF He ae Tt TERR. 

WERB concentration sensitiv- 
iy FRSC a oe A A 
与 测定 所 得 相应 的 信号 的 改变 的 比 
fa. FERRERIES, WT 
曲线 有 较 高 的 斜率 。 

浓度 榜 度 成 像 检测 器 


tion gradient imaging detector 


concentra- 
激光 探 
测 束 先 被 扩 束 至 70mm ATE, H- 
FER AS RAS, EE 
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面 透镜 L 聚焦 到 分 离 毛细 管 中 , B 
过 毛细 管 的 光束 被 与 L, 垂直 放置 的 | 
性 面 透镜 |, 聚焦 在 光束 挡 板 S$ 上 。| 


挡 椒 是 -… 块 中 央 有 一 条 续 线 的 照相 十 
片 。 当 和 毛细管 探测 区 域 无 样品 区 带 
时 ， 全 部 光束 被 L, REAR RA 
E, 挡住 探测 光束 ，CCD 检测 器 成 
为 暗 场 。 - 且 探 测 区 域 出 现 样品 区 


带 , 折射 率 发 生变 化 ， 探 测 束 发 生 偏 
转 。 偏 转 光 束 偏离 原来 焦点 位 置 ， 到 | 


达 透 镜 L, 而 被 投射 到 CCD 上 被 检测 
【如 石 图 所 去 )。 这 种 成 像 构 型 得 到 
的 电 福 图 谱 简 单 ， 一 个 区 带 只 产生 :- 
PIE, 

浓度 型 检测 器 


SURE Ge CE) 的 浓度 柑 关 的 检测 
fro WB, ATER RHE 
范围 ) OA, Wal dee LUE Le FS GE HE 
aF AEE. “tHE. RB 
Bla (EE) 与 流动 相 流速 无 


concentration detec- 


tor HAA (RBIS) 大 小 与 被 


关 ， 而 积分 响应 值 【 峰 面积 ) 与 流 
到 相 流速 成 芭比， 峰 面积 与 流动 相 流 
速 的 乘积 为 一 常数 : BAM RS 
都 胰 浓 度 型 检测 器 ， 如 紫外 -可 见 光 
检测 发 、 电 学 检测 器 、 荧 光 检 测 占 
等 等 。 


CCD 


‘LB / 


被 度 梯度 成 像 光 路 示意 图 
[8 一 激光 求 ; L ~L,— eR; 
C— EHI; SORTER: 
CCD— it far fy Be 
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REHA Overhauser effect 
RHH Sc T 1953 年 在 电子 - 核 双 
共振 实 驻 中 所 发 天 的 现象 。 当 用 一 个 
高 频 场 作用 到 试 样 上 使 电子 发 生 共 振 
并 达到 饱和 ,与 之 相应 的 电子 能 级 .上 
的 布 居 数 达到 相等 ,从 而 破坏 了 与 其 
相关 的 核 自 旋 能 级 上 的 布 居 的 平衡 分 
布 ,并 将 通过 热 弛 障 建 立新 的 平衡 ,这 
时 核 自 旋 有 关 能 级 上 的 布 居 数 差 增加 


TIRE PRAHA h FO 


Wee ie) ae ea Ee a ET EE ii 
几 百 售 , 这 种 现象 为 Overhauser 效 应 。 
ARRE ode PARAL 
团 染 料 的 总 称 。 偶 气 染 料 的 种 类 非常 
名， 是 占 合成 染料 大 希 数 的 一 类 重要 
和 染料。 有 酸性 染料 、 酸 性 媒 染 染料 、 
直接 染料 、 售 金属 染料 、 碱 性 染料 、 
钱 酸 纤维 染料 BARNS, 2A 
ER ERA RR, A 
MAS HWRAR HARA, AZt 
REMASTER, 含 三 个 以 上 
(AR SOA SRO. (PR 
SHARE RRL. Be Se 
ERERKEN. A LRU ih 
TAME., ARL, mE eE H AR 
H. ELARI. MARHA mF 
互 变异 构 体 存在 。 

Ar--NH—N —Ar'=0 

一 一 Ar AN ==N—Ar’—OH 


| tion chemiluminescemee 


i 应 与 另 一 个 化 学 反应 偶合 而 产生 的 化 


| 偶 所 基本 身 还 有 顺 反 异 构 体 ， 一 般 反 


式 结构 稳定 - 
偶合 反应 化 学 发 光 


coupling reac- 


一 个 发 光 反 


学 发 范 称 为 偶合 反应 化 学 发 光 。 其 过 
程 可 用 下 列 反应 式 表 示 。 

A+B—C (RAZM) 
C+CL- 反 应 物 一 +hv (分 析 皮 应} 
只 要 待 测 物质 在 得 合 反 应 中 能 消耗 反 
应 所 需要 的 反应 物 ， 或 能 生成 产物 ， 
就 可 以 用 这 种 方法 进行 测定 。 例 如 ， 
目前 常 利用 偶合 反应 中 牛 成 过 氧化 
氢 ， 后 者 再 与 基 些 化 学 发 光 试 剂 反应 
产生 化 学 发 光 ， 然 后 对 所 产生 的 化 学 
发 光 进 行 测定 。 

ARE dipole moment (RAH 
表示 分 子 中 电荷 分 布 情况 的 物理 量 ， 


| RED FARE AAD ch RR OE 


E. PRE KS FERRE 
距离 与 电荷 量 的 乘积 。 一 般 可 击 分 子 
BARRERA TARERE, të 
据 此 判断 该 发 子 振动 是 否 红外 活性 ， 
得 到 分 子 结构 的 信息 。 

{RRJ dipole interaction force — 
Fl a EAA. MEE 
HIA ts. pi 的 两 个 分 子 闻 平均 侦 
极 相互 作用 势能 以 为 

ne ae 
E 38Y(4meo)2 ri 
式 中 , k PREKSRH: TARA 
学 温度 ; 6) 为 介 电 常数 ; r 为 两 个 分 
子 中 心 之 问 的 距离 。 偶 极 作 用 势能 还 
与 分 子 间 相 各 取向 有 关 。T = 300K 
At, BREF a = 33 x 10% om, 
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4r=-lnom, 偶 极 方向 为 反 平 行 时 ， 
偶 极 作用 势能 最 大 ， 为 50k} + mol 。 
而 平均 值 则 为 9. 7kf e mol`, 

(RRGH dipole transition mo- 
ment 分 子 的 侦 极 子 与 红外 站 的 电 矢 
相互 作用 引起 电 偶 极 的 变化 ， 变 化 工 
的 电 偶 极 是 具有 太 小 各 方 问 的 矢量 ， 
PRR RE RL, ST SPOR eT R 
SSARBICH MP ye, 44 
子 具 有 对 称 中 心 时 ， 如 CH, 二 CH， 
iv. FRA, Aih 
和 性， 其 红外 吸收 强度 为 零 。 

偶然 误差 accidental error 是 早 
WLS AARE BE OLR BY — Bp 
谓 。 在 数理 统计 文献 中 使 用 “随机 
误差 ”一 词 ,， 不 使 用 “偶然 误差 
一 词 。 因 为 “ 侦 然 误差 ”一 词 容易 
给 人 以 误会 ， 以 为 偶然 误差 是 偶然 产 
生 的 误差 ， 其 实 不 然 、 “偶然 误差 " 
〈 即 随机 误差 ) 是 不 可 避免 的 ， 只 是 


各 种 大 小 误差 出 现 的 概率 不 同 要 了 ， : 


BRR, 

MAM coupling constant 
PRR HER HI H Re a Ee AY 
AS fe Al AVDA, A, B 


两 核 相 隐 ”个 化 学 键 的 三 全 常数 , ic | 


以 Ja， 单位 为 Hz。 由 于 这 种 作用 是 
标量 耦合 ， 因 此 取决 于 分 子 结构 ， 却 
与 分 子 取向 无 关 ， 也 与 外 加 静 磁 场 的 
大 小 以 及 其 他 外 界 条 件 无 关 。 了 有 正 


负 之 分 ， 需 用 专门 测量 技术 和 处 理 方 | 


法 来 确定 ， 常 规 详 图 只 能 获得 其 次 对 
E. PHIG ACD] A L I 
Ae ABRIL 
序 、 空 间 位 置 等 。H-NMR 谱 中 常见 


表征 | 


的 是 "yan， 在 饱和 烃 中 ， 约 为 6 ~ 
8Hz- 烯烃 中 处 顺 式 位 置 ' 革 间 的 了 的 
为 了 -~ 11Hz 与 反 式 为 12 -20Hz， 党 
是 判断 顺 反 异 构 体 的 重要 依据 。 

PASH coupling frequency 键 
的 振动 方式 和 吸收 谱 带 出 现 的 数目 之 
间 并 非 总 旦 一 一 的 对 应 美 系 。 在 分 车 
中 具有 相同 对 称 性 的 两 个 键 紧密 相 邻 
时 ， 旨 各自 的 谱 带 都 很 强 ， 并 在 同一 
个 区 域 中 吸收 ， 则 会 产生 耦合 现象 。 
振动 的 帮 合 会 引起 吸收 谱 带 偏离 特征 
频率 的 位 置 ， 一 个 向 高 频 方 向 ， 另 一 
个 向 低频 方向 移动 。 
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P 
FOTW crawl model 描述 带 


大 分 子 通 过 高 聚 物 网 络 迁 移行 为 的 
一 种 理论 模型 ,在 电场 的 作用 下 ， 
MRL. ey eR, TS ee 
FAE. DRA TEER. E 
BAB EA Ry PRP (AT 
ME HHS, PEt 

帕 特 带 法 Patterson method Mijë 
结构 测定 中 破解 相 角 问题 的 一 种 方 


法 ， 叉 叫 向 量 空间 法 。 实 浏 的 入 射 
强度 与 结构 据 幅 的 平方 成 正比 , H, 


结构 振幅 的 平方 作为 博 里 叶 级 数 的 | 


系数 ， 计 算 所 得 的 级 数 被 称 为 帕 特 
避 函 数 。 以 巾 特 过 函数 为 基础 推导 


初始 结构 模型 的 方法 ， 就 称 为 帕 特 | 


Mk MH PR OF Bw 
法 等 . 
tas HH Patterson function 

FRSA Se EA PE y i OO Be 
的 系数 ， 计 算 所 得 的 情 果 叶 级 数 被 
SRA WAR HOS. ARP CLV) R 
mA. TEP (UF) H, AU, V, W 
ARRERA E T EEA e 
ze U., V. W 的 两 点 间 的 电子 
TARR MARP, AU, 
VW RRO AMS. f 
Wea ie oF A P A a 
BR, SADR T iS AP ob Tt 
ZLAR, AR FAS tree, 
TE A SEB ee A eB 


FE, AATRE kE Ai BE Se R 
HERRAT hE TAR 
积 成 正比 。 由 于 任意 两 个 厌 耻 之 间 
ABA TE P (4) Se AL A Be E, 
Ar LAME Ree BB it it OP ot KB BE 
hh $F A A Patterson synthesis 
在 结晶 学 研究 中 ， 以 结构 振幅 平方 
为 么 数 的 和 傅 里 二 级 数 运算 过 程 。 计 


| 算 而 得 的 仿 里 叶 组 数 称 为 帕 特 卉 函 


数 ， 是 解决 相 角 问题 的 重要 工具 ， 
通过 对 帕 特 避 函数 的 分 析 和 处 理 ， 
可 以 挫 导 出 供 进 -- 步 修正 用 的 初始 

FAs beating 设 有 两 列 频率 相 
间 、 振 动 方向 相间 、 位 相 攻 相 间或 
EERE, EARS ee 
涉 。 假设 这 两 列 波 的 振幅 也 相等 ， 
则 在 空间 某 点 产生 的 全 振动 为 种 自 
振动 之 和 ， 该 合 振动 的 振幅 为 时 间 
HAR, EE- HEHE., AAM 
的 振幅 不 是 恒 量 ， 而 是 随时 间 丽 变 
fe. PRR A. ik ee K 
Pe de (Ae aR AHRR 
就 称 为 拍 。 

排序 极限 分 子 量 exclusion limit 
molecular weight tf RoE AO ERE Ei 
柱 而 言 ， 在 该 柱 上 上 完全 被 固定 相 排 
F. ELAR RNB ay 
B. 即 趋 过 此 分 子 基 的 溶质 ， 肉 都 不 
能 进入 填料 表面 的 筷 逐 ， 都 在 死 体 积 


| 《排斥 体积 ) 处 流出 ， 相 互 之 间 无 法 


St BE 

HFR exclusion volume 在 离 
子 排斥 色谱 中 ， 因 受 Donnan HE 
作用 不 能 进 人 固定 相 的 强 电解 质 离 


排 盘 判 泡 配 pei 523 


T, PRAHA, EAEE H H 
流动 相 带 至 检测 器 流动 视 所 对 应 的 流 
动 相 体积 . 

FARRAR BE exclusion TLC 
RSH EE RE, SP 
ORY, HERES ADR 
A, CREB BE LR eT 
Ae A HE BL. M iti fe HE AOA PGK 
BUG} FS 

AEH RRB tum coil reactor 
是 FLA 流 路 中 的 重要 部 件 。 交 称 混 合 
圈 或 反应 圈 ， 过 样 和 试剂 在 这 里 发 生 


混合 和 反应 。 是 用 …- 定 长 度 的 带 四 氟 
， 选 方法 ， 可 玫 于 氢 氧 化 名 沉淀 胶体 的 


CME. RRMA RR 
土 的 CRA AL ~2em), HHA 
Fo WTA. WR. BME KI 
响 混合 效率 . HIRE, RAMA 
按 8 字形 绕 制 的 盘 管 ， 具有 更 好 的 混 
合 和 反应 效率 ， 


oF 
Na 

So 
判别 分 析 diserimination analysis 
在 事先 已 知 类 划 特 征 的 情况 下 ， 建 立 
判别 模型 对 被 研究 对 象 进 行 类 别 归 属 
Ait Me m 个 总 本， 其 分 布 函 
数 分 别 为 Koa) FOr) n Elan), 


对 于 一 个 新 的 样品 ， 要 判别 它 是 属于 | 


哪 一 个 总 体 . 它 在 化 学 、 生 物 医学 等 
备 方 面 都 有 广泛 的 应 用 。 如 一 个 病人 


肺 部 有 阴影 ， 可 能 是 肺结核 、 良 性 肿 
瘤 或 肺癌 ， 医 生 对 照 病人 肺 部 阴影 特 
点 及 肺结核 、 良 性 肿瘤 或 肺癌 所 形成 
阴影 的 特征 ， 判 定 病 人 人 患 的 究竟 是 肺 
结核 、 良 性 种 瘤 或 肺癌 、 
泡沫 浮 选 法 ”jfoam flosiation $E 
适当 的 起 泡 关 【如 表面 活性 剂 ) ， 使 
待 测 组 分 以 座 子 形式 或 络 合 物 形 式 随 
泡 诛 一 起 与 拯 试 样 浪 禄 分离 而 实现 分 
离 成 富 集 的 一 种 分 离 方 法 。 到 日 前 为 
Jk, 已 对 近 30 个 元 素 的 泡沫 浮 选 法 
分 离 作 了 广泛 的 研究 。 例 如 ， 以 油 酸 
W 【表面 活性 剂 ) 和 和 氮气 喜光 的 浮 


PPE, RI ing. g hI Cr CMD) 
等 五 种 金属 离子 的 回收 率 均 在 95% 
A Ea 

372% bubble form pool 将 毛细 
管 检测 窗口 部 分 加 热 吹 制 成 球 泡 状 ， 
提高 检测 光 程 ， 从 而 提高 毛细 管 柱 上 
检测 的 灵敏 度 。 

Be (ff) £% coordination com- 
pound 简称 配合 物 ， 亦 常 称 为 络 会 
物 。 由 中 心 体 《如 金属 离子 ) Se 
目 不 等 的 配 体 结合 而 形成 。 配 合 物 可 
以 是 中 性 分 子 ， 亦 可 是 配 阳 离子 ， 如 
CotNH;)。 等 ,或 配 阴离子 如 
Fel CN)。 等 。 配合 物 类 型 繁多， 根 
据 构成 配合 物 中 心 体 的 价 态 ， 配 体 的 


给 电子 特性 和 和 结构， 可 分 为 经 典 妃 合 


物 、T 酸 配 合 物 、 有 机 金属 配合 物 和 
条 状 配合 物 。 分 析 化 学 中 应 用 最 广泛 
的 是 经 典 配合 物 ， 即 具有 空 价 电子 轨 
道 的 原子 或 离子 (中心 体 ) SRA 
非 键 电 子 对 的 二 体 通 过 配 位 键 形成 的 
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… 类 配 位 物 。 
配合 物 形 成 常数 
stant of coordination compound = a5 ER 
配合 物 的 稳定 常数 【stahility con- 
siam). Air fit Fe hi ROSE fae Be, BF an, 
SERAT M 与 配 体 工 形 成 ML, 型 
AC. EAER (aR OSE 
AM tnl =M, HR 
Ko = 上 MI, l 

“eT MILL] 
At, [M], [M] OL) 分 别 
AR ALIA GS M, 
属 离子 M 和 游离 配 体 工 的 摩尔 浓度 . 
Ky ARA, 2005 RM HA 
稳定 。 由 二 配合 物 ML, EEH ER 
和 的， 为 与 和 级 的 形成 常数 区 分 ，Ky， 
MMU Kaa Ky 表示 。 

配 位 滴定 ”complexometry 党 称 为 
络 合 滴定 。 利 用 溶 滚 中 形成 配合 物 的 
到 应 来 进行 定 最 滴定 的 方法 。 由 于 金 
属 离 了 与 多 配 位 体 如 EDTA XARA 
SSB RA AC OR ABAD, F 
HEREA HRE UR ABE Se 
(chelatometry), APA RA 
定 、 返 滴定 、 和 的 换 滴 定 和 间接 滴定 等 
方式 ， 配 位 滴定 叮 以 直接 或 间接 地 测 
EMMRPASHARRALEH. 

Be fit tk 32 7 FH iff ligand exchange 
chromatography ”以 腐 子 交 换 基 团 上 结 
合 了 金属 离子 的 次 于 交换 树脂 作 半 定 
A, 利用 预先 结合 在 固定 相 金 属 离子 
周围 的 配 位 体 和 流动 相 中 的 被 测 配 位 
体 之 间 的 交换 反应， 进行 配 位 体 分 离 
DAER NH. 

WA 


formation con- 


bulking agents 


| ee; 
” 成 ， 即 碳酸 盐 、 酸 性 物质 和 淀粉 等 物 
| 质 ， 其 中 磋 酸 盐 及 酸性 物质 产生 二 所 


游离 金 


EVADE | 


上 BERNE Boe AVES UO, ECE 


加 工 过 程 中 受热 分 解 ， 产后 气体， 使 


HIRE, eee SALAS, Mii 


fH an BAR RRR RD 
ih. ER) SATE BEA A EL SES 
AAA, Be ERR AR 


后 者 则 通常 由 三 种 组 分 构 


deik, TERA APRA, M 
节气 体 产 生 速 度 ， 使 全 体 均 与 分 布 。 
E AE PR BEE AR expanding bed 


| chromatography “一 种 逆向 进 样 的 色谱 


技术 - 样品 从 柱 底 进 样 ， 将 填料 吹 
起 ， 林 被 填料 保留 的 物质 从 柱 顶 流 


: 出 。 洗 灌 后 ,再 改变 洗 脱 液 并 反 转 流 


向 ， 从 柱 顶 开 始 洗 脱 。 此 法 的 优点 是 
样品 不 必 预 处 理 即 可 进 样 ， 甚 至 可 以 
SOP ARTE BORE AE. EKRE 
谱 技术 多 用 于 性 质 相差 较 大 的 电 白 质 
之 间 的 分 离 ， 如 发 酵 液 提纯 等 ， 这 时 
AMARA THERA 
E, Reese Bet, H ERR 
ERIR, DPRK aa, 

RHE WE collision broadening 及 
称 为 压力 变 宽 。 处 于 热 运 动 中 的 原 
子 ， 芍 此 之 间 发 生 碰 撞 或 与 分 析 体 系 


， 内 其 他 粒子 发 生 非 弹性 碰 描 ， 在 碰撞 


的 瞬间 使 辐射 过 程 中 断 ， 导 致 激发 态 
ETEME, SERRER., W 
ESE IG A E E E E e S 
宽 。 碰撞 宽度 Ar. 与 碰撞 寿命 7. 
BRR EL 


mei pian $525 


BF r Ern, FCA, BEATE HS BE 
Ar, EA TERKA RAE Avy. Æ 
RIEF, Ar 与 气压 成 正比 ， 且 随 
气体 种 类 不 同 而 不 同 。 硕 撞 变 宽 谱 线 
FERM RROGEI (Oe AY PRB, TES | 
EEE., LATTA A 
生变 化 。 


EHR collisional quenching X. ， 


PRX. Rec KA- 
BASICS) FRR ANERE, GE IE 


A Stem-Volmer FE, AOR AE BB 

为 正 值 , 欧 光 分 子 的 吸收 光谱 无 变化 ， 

荧光 强度 显著 降低 甚至 不 发 荧光。 
Mitt eR 


collisionally activi- 


ated dissociation; CAD th AK MERE TE 
FË BS (collision induced dissocia- | 


tion; CID) ， 星 质谱 分 析 中 用 来 研究 
化 合 物 组 成 的 种 技术 。 用 惰性 气体 
分 子 在 质谱 仪 的 磁 撞 区 与 被 分 析 物 离 
子 碰 措 ， 在 一 定 葛 碰撞 气体 的 压力 
下 ,反应 离子 的 部 分 动能 转变 成 内 
RE. 由 于 离 了 内 能 增加 ， 导 致 麻 来 的 
被 分 析 物 离子 发 年 诱导 分 解 ， 产 生 碎 
片 离 了 。 
MERE RE 
transfer 


MR. IHRE RS. RAE 


collisional energy 


BABS . NAR BIE AA ， 
的 荧光 分 了 所 发 射 的 菊 光 为 能 量 受 体 | 


分 子 所 有 吸收， 导致 受 体 分 子 被 激发 。 
能 量 转移 的 效率 取决 于 供 体 的 发 射 光 


谱 与 受 体 的 吸收 效 谱 的 重要 称 度 , 重 
天 度 越 高 能量 转移 的 效率 越 高 。 如 


RR PS AR AK, IRESI 


E ERK JE BS AA: Mt A RR 
光 强 度 测 定 的 误差 。 交换 能 量 转移 在 
殿 体 和 受 体 两 者 的 电子 云 相互 重要 时 
突出 ， 激 发 态 供 体 分 子 的 光电 子 可 能 
改变 位 置 成 为 原先 基态 受 体 分 子 的 电 
于 结构 的 一 部 分 ， 而 供 体 分 子 叉 从 基 
态 受 体 分 子 那 里 交换 取得 个 电子 返 
回 基 态 。 当 供 体 的 半 衡 激发 态 能 重 比 


受 体 的 Frank-Condon 激发 态 略 高 时 ， 
: 交换 能 基 转 移 很 有 效 。 
分 子 尖 去 能 基 回 到 基态 。 SAK RE | 


HEA target gas 在 碰撞 活化 解 
A (CID) eh, Eee BSR 
分 析 离 了 进行 碰撞 的 气体 ，- 一 般 常 用 
情 性 气体 有 He、 Ne, Ar, Kr, Xe, 
以 上 及 O, N, s CH, 气体 等 。 

皮尔 松 符号 Pearson symbol H 
W. B. Pearson 提出 的 描述 晶体 结构 的 
符号 。 这 种 晶体 结构 符 导 从 左 到 右 共 
有 二 个 位 置 ， 依 次 是 晶 胞 形式 ， 布 拉 


， 维 格子 和 每 个 晶 胞 中 所 含 原子 的 数 


A. Bp Seal mo. tl hye 


人 血 别 代表 三 什 、 单 斜 、 正 交 、 四 方 、 


AA AGA ai, AAS SAP, A, 
B、LC、EFE、R 和 分 别 代表 简单 、4A-、 


: B-、C- 底 心 、 面 心 、R 心 和 体 心 格 


| 子 。 例 如 氧化 钠 、 毛 化 饮 的 晶体 结 枯 
由 分 子 碰撞 所 引起 的 能 量 转 | 


可 以 分 别 表 示 为 F8, 、cP2 等 。 这 种 
符号 被 街 射 数据 国际 中 心 所 采用 。 
2 devialion NER. BR 
KARASAR, MET 
测量 的 精密 度 。 分 绝对 偏差 和 相 
对 偏差 
CHRD WE = Fe aA - EEH 


biases ÑS 
HAHAE = ae 
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偏差 平方 和 加 和 性 
sum of deviation square $ fh 32 FE N 
AOE Fe Ue EA Pe bA 
EEA MSA. 旭 果 一 个 测定 结果 
受 多 个 因素 的 影响 ， 得 个 因素 及 实验 
UF ABBE OT HM ae EEO Pe farbi: Aig] 
TR. USA te Y A A PERIERE 24 
果 的 偏差 大小 人 时， 则 总 偏差 平方 和 等 
FARRA URIAREN EE 
HAZAR. E HIID EAR E 
础 。 在 分 析 测 达 中 ， 咱 来 考察 与 评价 
因素 效应 . 

fa BE 


Hl BLK TE 


skewness 


additivity of : 


度 遇 线 相 对 于 平 岁 值 不 对 称 程 度 的 特 


EBM, We, dor, 

ind (x,;-x)? 
LŠ -3P 

IOF, «, 为 测量 值 : x 为 测量 值 的 算 
术 平 均值 ; # 为 测 荆 值 的 数目 。 正 态 
分 布 的 偏 度 为 0,，c, <0 称 分 布 有 内 有 
锁 偏 离 ， 表 示 小 于 平均 值 的 测量 值 分 
布 离散 较 大 ; c >0 称 分 布 其 有 正 偏 
A. 表示 大 于 平均 值 的 测 基 值 分 布 离 
散 较 大。 可 用 以 度 米 检 验 测 量 值 的 分 
布 是 否 偏离 正 态 分 布 。 

AHERE Off-resonance decou- 
pling 'H ZES. Ne B, 的 
频率 v, 是 对 准 ' 开 的 中 心 位 置 。 偏 共 
He FR Rv, BEH ESE 
据 范 围 之 外 ， 施 加 较 太 的 功率 对 体系 
进行 辐 照 ， 此 时 与 'H 耦合 的 核 引 如 
?3C 之 间 的 艳 合 常数 会 有 不 同 程度 的 
第 小 ， 因 而 减 小 了 "tC SRAM BM 


Pa v 偏离 路 心 位 置 的 距离 和 
B 的 功率 ,可 避免 谱 线 的 重 准 又 保 
MYT Ava. MA Ti IA 
B. HAERE., EEA E 
ERE. SL RBA. 

TREE RA partial regression coef- 
ficient 7E# ICRA SHA. RAR AR 
向 《响应 值 ) HATA EE EH 
AR) 的 回归 系数 HRA RES 
【影响 因素 ) 对 随机 变量 【响应 值 ) 
的 影响 程度 . 

Mii AF polarization factor 7 
iM PM SE, ER 
数据 还 原 为 结构 振 旺 时 需要 使 用 的 一 
和 神 校 正 因 子 ， 用 本 校正 在 数据 收集 过 
程 中 ，X 射线 的 偏振 状态 对 入 射 强度 
的 影响 。X 射线 被 电子 散射 时 ， 散 射 
波 的 振幅 正比 于 人 射线 电 舌 量 与 散射 


BREE A SE AE. WRA 
| 射 处 射线 是 非 偏振 的 . 经 电子 散射 


后 ， 散 射线 为 部 分 偏振 的 ， 散射 强 座 
PRR ITH eA. AT ARE 


化 因子 p= (1 +cos 20}, E8 = 人 


„90° RF, p=1. 散射 线 是 非 偏 振 
的 ，9=4s$“ 时， 篇 振 程 度 最 高 ， 引 起 
强度 的 下 降 也 最 大 。 如 果 人 射 和 射 
线 基部 分 偏 拘 的 ， 简 如 是 由 晶体 单 色 
器 “反射 ”的 单 色 光 ,， 则 偏振 因子 
的 具体 形式 与 实验 装置 的 几何 配 
HAK. 

(AA skew distribution WH 
值 分 布 的 一 种 形式 ， 其 偏 度 不 为 堆 ， 
TEA Mit, SRE Sei 
TURRE. 测量 值 有 时 量 现 偏 态 
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Stati, Mak fel TE ab Oe IES 3b 
布 ， 可 用 俩 度 进 行 检验 ， 正 态 分 布 的 
HABE O. ArH MATT SY Oe EB 
HAMMEL AC TAE DATEKE = 的 所 
度 临 界 值 ， 志 示 测 其 值 分 布 偏离 正念 
分 布 。 
仿 相 关系 数 partial correlation co- 


efficient 


除 其 他 因素 影响 的 荣 件 上 .所 计算 的 


fi S sca er. TE : 


AL, ena its: SPAR RS a a io a 
Fish, WSC UR. E H RE Ga ah 
90° art. AAS OR Ay BB BL Se AE BR S RE 
Uae, aH eZ PETER BT LA He 
PE a ET Ab Et. WET 


| 的 排列 定向 : 单口 的 结构 、 分 子 链 的 


RAUL), GRR. STE A 
Se RM Me May; BAA An 


oR RS Ae Fe h ipua SEY 


SM KBR, ARAE 


eeh AAR BE 
at bias 
FUE. OTT So) de Oe A A th 
ffo (ale AR it EP eB 
ARR REAR, HER er fi 
每 个 测量 值 都 沿 善 相间 的 方向 政变 - 
PRL CIEL. Hae EIR 
产 咎 的 ， 影 响 测量 结果 的 准确 度 ， 多 
UC HS Bt AE a ef = 

ARIE polarized light 分 为 图 偏 
PRGA RE. RERA E 
矢 基 在 沿 着 传播 占 向 的 单一 平 而 内 振 
an, PA FEWR. WRB PR 
BRS RAAT SAGER. RAM 


振幅 、 相 位 差 为 /4 波长 的 成 分 ,这 
场合 都 已 采用 人 工 偏振 片 到 代 尺 寸 小 


RCH PRA” RG”, AR 
KHH a GE. RARE 
RE., AGAR, 174, 1/2, 374, 1 
等 波长 的 成 分 ， READY "A 
偏振 光 ”， 

偏振 红外 光 技 术 polarization infra- 
red technigue fete Jat 4} TA 
HEFJA dare Gee, 4 FEDE RR e 
RR SSG A). AEE 


SC RRR BW | 


的 信和 总。 

iaiia polarizing prism 光 的 
fide FT PR HE Pea E, 
PA IDA Anne Pe 4) Br a F ER a 
为 了 获取 偏振 光 或 检测 偏振 信息 ， 常 
用 出 各 种 双 折 射 晶 休 守 料 制 勤 的 偏振 
棱镜 。 偏 振 楼 镑 可 以 使 自然 光 变 成 偏 
振 光 ， 也 可 成 对 使 用 检测 物质 药 仿 振 


: 信息 ,从 而 获得 物质 成 分 、 结构 入 
i 息 。 常用 的 偏振 棱镜 可 分 为 两 类 : 能 


同时 给 出 两 束 偏 振 面 互相 垂直 Co 光 
和 * 光 ) WR tite (Oe hy 
Gi, RMR). RAR RE 
SR -E ERA A A 
(MEPR BBE). HP RA i 
据 器 件 制造 技术 的 发 展 ， 大 多数 应 用 


iT Fa Fe te 
REK ”polaroid 是 用 人 工 方法 


: 制 成 的 二 向 色 性 多 晶 菏 膜 ， 可 用 作 起 
| CIERRE, CERE, AE 


的 天 然 晶体 偏振 楼 镜 。 剑 如 碘 代 硫 酸 
牵 守 有 强烈 的 二 向 色 性 ， 把 它 淀 积 在 
塑料 薄膜 中 ， 经 过 拉 伸 使 这 种 二 向 色 


| 性 多 蝇 物 河 拉 伸 方 向 排列 整齐 ， 可 在 
键 振动 的 个 极 与 偏振 光 在 同 . -平面 ， 


垂直 薄膜 方向 表现 出 强烈 的 二 向 色 
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性 一 -吸收 o 光 而 通过 。 光 。 将 这 种 
AREER KE ok Se | 
E. BRAY RA AE adie J. MT 


而 且 理 论 E 上 尺寸 大小 不 受 限 制 。 

偏转 线圈 deflexion coil ERY 
显微镜 等 分 析 仅 器 装置 中 ， 经 常 需要 
使 荷 电 粒 子 束 (电子 束 和 离子 束 } 
ET RAAT A, AUEL- -组 线圈 


来 实现 。 其 作用 起 在 线圈 中 道 过 电流 


Pere Mee i OB a a) iy Ba E 
ERIE. 
以 最 小 二 乘 分 光 光 魔法 partial 


leasi squares regression spectrophotome- 
ty 将 化 学 计量 学 中 的 偏 最 小 二 乘 
法 处 理 儿 组 分 复杂 体系 的 吸光 撤 数 据 
的 一 种 分 析 方 法 。 与 主 成 分 回归 法 相 
Fl. 它们 都 基建 立 在 因子 分 析 基 础 上 
的 化 学 计量 学 方法 。 该 法 对 校正 组 样 
品 的 朋 光 度 窍 阵 和 浓度 惩 阵 同时 进行 
主 成 分 分 解 ， 然 后 在 吸光 度 得 分 矩阵 
和 浓度 得 分 条 阵 癌 建 立 回归 关系 ， 计 
算出 向 归 系 数 年 省， 建立 偏 最 小 二 滋 
回归 模型 ， 利 用 此 模型 使 可 完成 对 来 
FARE sh BURT GRANT. Hb) Fe 
法 能 较 好 消除 非 线 性 加 和 和 背景 引起 
的 和 干扰， 一般 均 可 获 较 好 的 结果 。 是 
国内 外 公认 的 种 较 好 的 多 组 分 同时 
测定 的 化 学 计量 学 方法 。 

MAR bleaching agents 破坏 、 
WHR MHRA, Hee 
BiB BER, ON BULB 
SRR AS. AC Al et 
其 本 身 强 烈 的 氧化 作用 使 着 色 物 质 被 
氧化 破坏 ， 从 而 达到 漂白 目的 ， 这 类 


漂白 剂 ， 并 且 大 多 属于 亚 硫 瞪 及 其 盐 
次 化 人 台 物 ， 它 们 通过 产生 的 二 氧化 统 
的 还 原作 用 使 果蔬 褪色 

MAB drift PB ALE Baw 


。 定 的 方向 缓慢 变化 的 现象 。 通 常 是 在 


色 溢 图 上 表现 为 基线 朝 一 个 方向 变 
化 , At th Pr AL A BO (baseline 


9rift) 。 淋 称 的 大 小 是 用 单位 时 间 内 


基 流 变化 的 数值 来 表示 。 参 见 
ERA. 

ISTE drift rate 电镜 稳定 性 
的 一 个 重要 指标 ,在 电子 显 微 分 析 
和， 由 于 经 常 在 很 高 的 放大 信和 数 下 工 
作 ， 对 图 像 的 稳定 性 要 求 很 高 。 由 于 
仪器 本 身 的 稳定 性 原因 ， 样 品 的 图 像 
会 随时 间 发 生 潭 移 。 通 过 一 定时 间 间 
启 拍 摄 同 一 电镜 样 帅 的 像 ， 通 过 测量 
特征 点 的 距离 就 可 以 计算 电 仪 器 前 河 
称 速 率 。 在 进行 仪器 漂移 速率 测定 
时， 应 该 排除 样品 制备 不 好 所 引起 的 
HBAR. 

BME dust WAI-AA, HH 
粒 物 目 前 尚 无 统 - -的 分 类 方法 ， 按 尘 
在 童 力 作用 下 的 沉降 特性 可 分 为 飘 尘 
和 降尘 。 颗粒 直径 小 于 10pm 的 称 为 
OVE, MERAKI LAB, 
ARI RRR, BTR EAL PRF 
SCPE BILTE, AN RASH AE 
金属 和 致癌 物质 。 标 尘 从 呼吸 道 进 人 
APR, HE- - 半 可 附着 在 肺 壁 上 ， 是 


| 构成 或 加 重 人 类 呼吸 道 疾病 的 重要 不 


Al. BUADA RE ADA Se omy. Kgs 
H 光 的 照射 各 能见度， 使 空中 者 云 、 
BR. EDA, of RG EAE i 22 4 aa BE, 


试剂 使 用 很 少 。 广泛 使 用 的 则 是 还 原 Peery ees RE 
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HAAT png 


TEA ACH R A RITER K 
05mg om’, H ¥ 均 为 
0.15 mgm 7 

拼 和 溶剂 技术 
nique Æ J Abii aA A KE hE 
HIK, JH RS ARER, oP 
BWE, Hi- FRESE BE BAC PS i a de 
TE PE an ELER RR . 

BERR 
燃气 的 莽 比 按 化 学 计量 所 需要 的 量 尚 
AREA HE, CA RAR Se H 
PIR. FRR, DARANE 
MALL. BAA OH, O,, 0, NO 4a 
EDE, AUREL 


split solvent tech- 


fuel-lean flame 


ee 


有 较 强 的 氧化 性 ， 不 利于 易 形 成 单 氧 


化 物 、 准 解 离 气 化 物 的 元 素 的 原子 
化 ， Ree ee 
(如 金 ， 银 、 铂 、 钞 等 ) 的 测定 

频 闪 扫描 电镜 strobe scanning 
electron microscope 为 了 能 能 在 高 空 
阁 分 辨 率 条 件 下 对 电子 器 件 进 行动 态 


疯 察 而 出 现 的 一 种 可 以 用 来 分 析 集成 
电路 中 各 点 的 电压 波形 ， 从 而 得 到 信 


号 在 各 点 的 传输 时 间 的 #1 描 电 镜 。 其 
基本 原理 如 上 下: -RETER 


场 的 作用 下， 经 过 光 羡 小 孔 后 得 到 宽 ， 
BERLE ORK abe oR. BS Be 


RIA OT LE. a Se a Sf Be ty 
FERETI ink Be a Pe BE | 分 有 用 的 . 

频数 absolute frequency Æ — 4 
RECA EES EA, 2g 


按 一 - 定 的 组 其 将 其 分 组 时 出 现在 各 组 | 


内 测 其 和 值 的 数 日 。 出 现在 各 组 内 的 测 
BAMA SURE ART, 称 
为 相对 频数 ， 亦 称 频率 。 数 值 小 于 某 


个 值 药 潮 量 值 出 现 的 总 数 ， 称 为 累积 
PiE. BO aN HE et ta tat LF E 
化 由 线 ， 称 为 频数 分 布 曲 线 和 相对 频 
数 分 布 曲线 。 随 着 测 最 值 数目 增加 到 
足够 党 ， 测 量 值 分 组 分 得 裤 细 ， 频 数 
分 布 曙 线 变 为 平滑 的 曲线 ， 此 称 为 频 
Sp A nH ZR 

频 域 信号 与 时 域 信 和 号 
domain signal and time demain signal] 
为 疾 得 图 庶 。 占用 两 种 方式 接收 信 
号 。 在 连续 波 方 式 NMR 实验 中 单 频 
率 打 频 所 记录 的 是 与 时 间 无 关 的 对 应 
频率 下 共 据 信号 强度 的 大小， 是 频 域 
信号。 在 脉冲 情 里 叶 方 式 的 NMR 实 
验 中 ， 道 常 使 体系 中 所 有 不 同 共 振 频 
率 的 核 同 时 被 激发 、 接 收 这 些 共 振 的 
BRN eS (WA FID), Æ 
随时 间 而 按 指 数 衰减 的 时 域 信和 号。 只 
要 对 此 人 迟 呈 进行 传 里 嘎 变 换 ， 其 中 的 
实数 部 分 即 可 转换 为 呈 吸 收 型 谱 线 的 
MURS, PSR. AeA 
相关 180° MOE RS 

平板 色谱 planar chromatography 
AERE PR ARH ERTE. 
7a UE A A EE ee E 
以 色 层 纸 为 固定 相 的 纸 色 谱 。 

TARRE A RR planar bilayer 
lipid membrane 简称 planar-BLM, 又 


frequency 


. REE {black membrane), 是 由 两 


性 的 磷脂 分 子 彤 成 的 最 简单 的 仿生 双 
层 腊 体系 将 磷脂 的 有 机 溶液 涂 刷 到 
也 开 两 个 水 相 的 直径 约 10 mm 的 小 
孔 上 ， 经 一 段 自 发 变 薄 过程 后 就 会 形 
ALU ABS 

平衡 排斥 理论 equilibrium exclu- 
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sion theory XARRAT C, 是 | 
BRAS SA AIR. | 


TAA IE op AE PTE A 
BOPE, FAFA A TEE SA A BE 


AT EE ATL ARR, AMA 


质 要 从 流动 相 中 扩散 或 “渗透 ”到 
ESL, FEM AL BP HEY BB 
理论 不 考虑 洲 奈 在 填料 表面 的 吸附 和 
其 他 作用 力 ， 认 为 渗透 仅 决定 于 分 子 
体积 大 小 ， 兵 积 大 于 填料 北 径 的 溶质 
分 子 不 能 渗透 到 筷 内 , Wi (TEHE 
斥 体 积 附 近 ) 流出 色谱 柱 。 体积 比 


填料 孔隙 小 很 多 的 溶质 分 子 可 以 自由 ， 


进出 所 有 孔隙， 在 固定 相 中 个 留 时 间 
最 长 。 对 于 体积 与 填料 孔 孙 相当 的 沙 
质 分 子 ， 随 分 体积 增 大 ， 进 出 孔 隐 
的 自由 讼 减 小 ， 因 而 保留 减 小 - 
平衡 透析 equilibrium dialysis 用 
于 研究 半 抗 原 与 杭 体 之 间 初 级 上 反应 的 
一 种 技术 。 用 一 个 抗体 不 能 透 过 、 半 
PURA CASES Td De A TB E E 
分 成 两 部 分 ,抗体 位 于 一 和 侧 ， 半 抗 店 
位 于 另 一 侧 。 达 到 平衡 状态 时 ， 半 抗 


PATER, WARMERS ， 


俩 相等 ， 并 且 在 抗体 侧 还 有 半 抗 原 结 
合 到 抗体 上 。 用 一 种 放射 活性 标记 的 
半 抗 原来 测定 结合 半 抗 原 对 游离 半 抗 
原 的 比率 ， 就 可 确定 半 抗 厌 - 抗 体 相 
互 皮 应 的 内 在 相关 常数 。 
FHR smooth technique 
EMF HP RR. HTERER 
的 数学 方法 很 多 ， 最 常用 的 是 萨 维 特 
rae HK (Saviteky Colay) Pe. ith 
法 是 根据 最 小 乘法 而 采用 的 多 项 式 
EE, TARIR ERTA E, 


降低 | 


称 半 请 级 数 ， 平 将 点 数 必 须 是 奇数 
值 : 这 种 平滑 方法 是 将 峰 尖 与 蝉 谷 处 
的 各 数据 点 完全 等 同 地 进行 处 理 ， 这 
种 数据 处 理 方法 可 能 会 使 谱 峰 变形 ， 
使 峰 位 发 生 位 移 。 平 清 处 理 时 所 取 级 
om. fa LR Be ok ae i E A 
A, (ER, ETÉ 
io ER 

平均 分 子 (UR) 量 average mo- 
lecular weight 出 元 素 的 各 种 同位 素 
质量 战 其 所 占 比 例 计 算得 到 的 分 子 
(Mi) E. 在 质谱 分 析 中 ， 对 分 子 
(ED 基 为 1000u 以 上 的 样品 ， 梧 用 
F i ft TA Be eT MT ab T 
(i) 量 小 于 10000 AeA. RYH 
使 用 整数 质量 (nominal mass) 或 者 
单 -… 同 位 素质 量 ! monoisotopic 
mass) a 

THRE 在 


average rate of flow 


: RUPE PR (或 其 他 液态 金属 ) 离 


FEMP ANAE {或 其 他 液 访 
金属 ) 滴 的 质量 与 济 下 时 间 之 上 比 ， 
它 是 未 滴 的 全 部 生命 期 间 有 瞬时 流速 的 
平均 值 ， 
平均 偏 盖 average deviation WA 
BAH. Bie et ae 
值 ， 记 为 4 了 
È ix -xl 
AP, x 是 测量 平均 值 。 平 均 偏 差 不 
能 正确 地 上 反映 各 次 测量 值 之 间 彼 此 相 
符合 的 情况 ， 现 在 已 很 少 使 用 . 
平均 值 mean; average 算术 平均 
值 的 简称 。 参 见 算术 平均 值 条 。 
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FE BHI H x-control chart 用 
在 较 长 时 期 内 积累 的 顶 备 数据 建立 起 
来 的 以 监控 产品 特性 量 值 的 平均 值 变 
化 趋势 的 控制 峡 。 建 立 控 制图 的 样本 
Bom 不 得 小 于 25 个 ， 控 制图 的 纵 坐 


标 是 产品 特性 基 值 的 平均 值 ， 模 坐标 
| 类。 由 王 制 造 精密 的 透射 光 椰 比 较 困 


是 抽样 时 和 间 战 样本 序号 ， 以 各 样本 平 


均值 过 PHILS = Eam 为 中 心 | 
| 并 拥 。 按 照 成 像 系统 的 不 同 ， 可 分 为 


PEER. “A PEA APRA aT, EL 
UCL=%44 S43 LCL =% -A S438 
上 、 上 小 控制 限 ， 绘 制 半 均值 控制 图 ， 


其 中 5 基 样 本 标准 偏差 的 平均 值 、4 ， 
是 与 样本 容 二 有关 的 系数 ， 可 由 统计 | 


书 和 手册 中 查 得 。 平 均 信 控制 图 的 优 
AERE. 因为 平均 值 是 多 个 单 
次 测定 值 的 平均 值 ， 个 别 测定 值 的 波 
动 对 其 影响 较 小 。 用 来 监控 产品 特性 
BRAY EHAS LAY, HEAR 
产品 的 出 现 。 通 党 是 将 平均 值 控制 图 
与 标准 偏差 或 极 差 控 制图 联合 起 来 
EH. 

MRA plane mirror 工作 面 
形 为 平面 的 反射 镜 . 在 光学 系统 中 利 
用 兴 的 反射 作用 转折 光 的 传播 方向 ， 
达到 导 引 光束 或 缩小 光学 系统 外 形 凡 
寸 的 目的 。 上 反射 镜 | 一般 馆 有 提高 反 
HEY SARE, TERS EE 
FRA. GB. eH MAS ik 
多 层 介质 膜 . 在 特殊 场 售 《如 健 里 
.时 变换 光 讲 全 中 的 干涉 仪 中 ) ， 还 使 
用 由 玻璃 ， 光 学 晶体 材料 制 成 的 灶 透 
射 半 反射 平面 镜 ， 作 为 光 东 分 东 镜 |; 
有 时 ， 半 而 到 射 镜 上 链 有 特殊 膜 层 可 
控制 其 上 反射 挛 达 到 所 需 的 大 小 【如 


激光 器 谐振 脸 输 出 反射 镜 )， 平面 反 
射 镜 在 符合 布 惨 斯 特 角 时 ， 还 可 作为 
WE oS 

F GG 36 HB EE HK plane grating 
spectrograph 以 平面 光栅 作为 分 光 元 
MH, ABHAARA RS 


HE, ACER ELF ABR $ 


RAE (Eben), WERE- R 
44 (Czerny-Tumer) BBA PE 
型 【Littrow) 装置 。 

平面 晶体 单 色 器 “Pate crystal mon- 
利用 平面 晶体 对 X 射线 
进行 波长 色散 的 光学 器 件 。 根 据 使 用 
呈 的 和 光路 设计 的 不 同 ， 可 分 为 布 拉 
格 法 、 芳 埃 法 、 边 唱法 和 冯 旧 法 西 
种 . 布拉格 法 是 通过 转动 色散 晶体 或 
改变 接收 苞 颖 的 位 置 来 获得 不 同 波长 


ochromater 


| RG X 射线 ， 是 应 用 最 广泛 的 一 


种 方式 。 劳 埃 法 是 利用 同一 块 晶体 的 


| 不 同 晶 面 在 不 同方 向 上 得 到 一 组 单 色 


X. FRA Re. int eS 
JOR THERM SIL. We 
也 是 固定 晶体 .但 利用 的 是 晶体 的 边 
mm. SAPS RR 、 不 需要 可 
动 部 件 、 抬 作 方 使 等 。 双 唱法 是 和 用 
两 块 晶体 进行 色散 ， 可 以 改善 波长 分 
ERARE IE 

MBER AH plane miror analy- 
zer; PMA 一 种 结构 最 简单 的 静电 
妨 转 型 分 析 闫 。 用 两 块 平行 板 产 生 均 
们 的 偏转 电场 ， 使 电子 束 发 生 偏 转 ， 
通过 改变 偏转 电场 的 强度 就 可 以 使 不 
回 能 量 的 电子 从 能 量 分 析 器 中 通过 到 
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AABN RE. Te A AE A BE Bb od BRR 
Ze, WOR oA, 
平面 色谱 法 


层 色谱 法 及 薄 民 电泳 法 。 它 的 分 离 原 
理 与 柱 色谱 基 本 相同 。 此 特点 是 回 定 
HR m TERRE (或 纸 ) E, 
HDR EMEA EER A eA 
样品 分 离 并 保留 在 固定 相 上 ， 为 开放 
式 的 离线 操作 ， 上 设备 简单 ， 分 离 速 
ER, sae eta, H 
前 广泛 应 玫 于 医药 、 食 由 、 环境 等 领 
域 。 参 见 纸 色 谱 条 、 草 层 色 谱 条 及 薄 
层 电 泳 条 . 
“Ft fit St 3 Ht 
grating PHH S CA E H nl -€ 
硬 上 彼此 平行 、 等 宽 . 等 距 问 隔 排 列 
幼 状 细微 结构 构成 的 光 衍射 元 件 。 幼 
状 结构 可 以 是 透 光 的 【平面 透射 光 
Mm) RR OF MR SEM). 
在 天 文 观测 拍摄 大 体 光谱 时 使 用 平面 
条 射 兆 刀 ， 在 光谱 分 析 仪 器 中 都 用 平 
面 反 射 光 机 。 光 束 投射 到 平面 衍射 光 
MG. TUR RSM, ik 
UPSET AT See Tbe, OS i 
波长 的 入 射 光 按 波长 颇 序 受到 不 同 得 
上 度 的 衍射 和 干涉 作用 ， 最 终 以 不 同 大 
小 的 衍射 角 出 射 ， 从 而 达到 波长 空间 
分 离 一 一 光 的 色散 日 的 。 平 面 术 射 光 
栅 具 有 比 光 谱 棱 镜 大 得 多 的 色散 率 ， 
而 且 不 需 能 透 光 的 优质 光学 玻璃 或 光 
学 晶体 ， 因 此 已 成 为 应 用 最 广泛 的 色 
ACH 
平台 石 题 炉 


plane diffraction | 


platform furnace ot 


SHARAR. ERM RK 
Smm, WEJ 4mm, SY Imm, WE 


TB BI, ERR 


planar chromatogra- ; 


phy FR iA E. 


进 样 孔 注 人 到 平台 上 、 AR 
管内 壁 的 辐射 热 如 热 台 时 平台 ， 使 试 
FERRA AART FR FEE 
ABA SIR AOS, JETTA 
BEAM PML. ERM K 
(B. V. L'vov) 首先 提出 的 一 -种 在 石 


| 8 (8) 加 内 实现 等 温 原 子 化 的 原 


SAGE 
平台 原子 化 piateau atomization 
SCA SR ee E 


! RK CB V L' vor) 1978 住 提出 


ff}, 46 Massmaan 7) SPAM B— A 


| 石墨 平台 .平台 通常 长 约 5mm, $ 


约 4mm， 厚 约 Imm, 放 在 石墨 管 进 
HAREP., HEHH ILEAN 
平台 上 。 石 黑 管 作为 电阻 发 热 体 ， 通 
Wis RT, Ao REAR 


| 射 热 加 热 石 旱 平台 .使 之 受热 升温 


由 于 平台 升 湿 滋 后 于 管 辟 开 温 ， 当 平 
台 达 到 被 测 元 素 化 合 物 菠 发 、 分 解 温 
度 和 被 测 元 素 的 原子 化 温度 时 ， 管 内 


! 气相 温度 巴 高 于 该 温度 ， 并 基本 达到 


He. 有效 地 清除 了 马 斯 曼 高 温 管 式 
SEP ARE RR LETSE 
te, RM TRIS yee A Sie 
下 由 平台 蔬 发 进 人 气相 实现 原子 化 。 
这 样 可 以 减少 以 至 避免 己 分 解 的 分 子 
HEME AMER mre HoT Rae 
与 光 散 射 的 影响 ， 有 利于 消除 基 
体 干 扰 - 

TITHE parallel determination 


AR. | 在 相同 的 试验 条 件 下 ， 用 同一 方法 对 
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fa] — iE TAER AE, 

平行 流动 注射 分 析 parallel FIA 
-PP FIA 体系 ， 使 两 个 或 两 个 以 上 反 
应 管 平行 排列 ， 共 用 -AEA 
通 检测 妖 ， 朋 这 种 方法 将 适当 分 散 的 
试 样 带 傅 存 企管 中 以 增加 反应 时 间 ， 
然后 依次 排 人 到 检测 只 和 虫 。 ETT 
PLATTEN AHR , DARES 
条 件 : {1) 流动 过 程 必须 易于 控制 ， 
AAIR BA i E: (2) 4g 
个 通道 必须 有 相间 的 几何 构 型 - 
平行 揪 摆 震动 
JR th tah 
BRAM shielding constam 
原子 核 外 电子 的 运动 使 原子 序 为 2 
的 核 受到 一 定 的 屏 藏 ， 这 时 该 核对 外 
界 的 静电 作用 力 减 少 到 以 有 效 核 电荷 
Wit, LRM Z =Z- Fo, 
2i 是 核 外 第 :个 电子 对 核 的 屏 芯 常 
He. Zo, 是 格外 各 电子 对 核 的 
屏 项 作用 的 总 和 。 

SEAR AHS shielded flame 利用 情 
性 气体 氮气 或 氢气 在 火焰 的 周转 


recking vibration 


PRR, UO ABSA | 


ATR. FEM k IG MT R 
SBA Hi oh AK BY 
入 火焰 。 
RERS ATi 
屏 项 式 等 离子 体 光源 是 光谱 化 学 分 析 
的 一 种 光 尖 ,在 一 个 由 感应 闫 环绕 着 
的 充满 毛 气 等 易 电 离 气 体 的 石英 管内 
产生 这 种 等 离子 体 。 感 应 线圈 接 在 
400kHz 到 SMH2 频率 下 工作 的 大 电 
流 电源 上 。 为 了 保护 处 于 等 离子 体高 


shielded plasma | 


次 气体 中 的 右 英 管 ， 用 12 PK 
铜 制 屏蔽 装置 对 称 地 排列 在 感应 管 的 
EH. 为 了 防止 在 感应 线 图 的 绕组 之 


| ARFA TERR MENTE K 
OL, RAAT RACK. H 


SR MRR ZB He ke SY, Bay 
ag es ia A iE a 
T, ERRIRE Be eS A 


| RHE. APSR PHY EA FE a fee 


EARED, SAT SE PK RY 
AAR CME TRE 


”在 大 气压 的 稳定 气 琉 中 约 20kW 的 功 
| 率 下 形成 。 
由 于 | 


FÈN sreening doublet 一 -组 
特征 的 X NER RA, H 
a& (RAD) 是 两 个 具有 共同 的 量 


| 子 数 ” 和 J、 而 量子 数 ! 相差 为 1 的 


能 级 所 产生 的 一 对 谱 线 ， 这 种 双 线 因 
斌 蔽 常数 随 ! 值 发 生 一 定 的 变化 
而 得 名 。 

WARE HHT destructive analysis 
Fah RETIER, SRE. Se 
化 学 处 理 后 才能 进行 的 分 析 。 特 点 是 
精密 度 和 准确 度 较 高 ,操作 比 
RE. 

WMM glucosan gel 一 种 微 
POT BEAR, Pharmacia 公司 的 产品 ， 
商品 名 为 Sephadex。 其 基本 上 骨架 如 图 
所 示 。 精 链 间 通过 桥 相 互 交 联 形成 三 


维 空间 网 状 结构 ， 如 下 页 图 所 示 。 交 
| 联 草 为 环 氧 拨 丙 烧 ， 合 成 时 ， 调 节 交 


RF) BRAG ARR IE, 
EELKE. ARSE + SR 
生物 分 子 如 蛋白 质 的 分 离 。 分 离 是 按 
排 组 色谱 机 理 进 行 。 根 据 葡 华 稿 族 胶 


孔 的 太 小 ， 叉 可 分 成 不 同型 号 ,根据 
被 分 离 物 质 的 分 了 晤 范围 ， 选 择 适 合 
BLAS A RABE RE, SURRY 
离 日 的。 例如 Sephadex G-10 最 适 于 


SRREAN GT HY 700， 而 | 


Sephadex G-200 最 适合 分 离 球 重 白 的 
分 子 量 为 5000 ~ 800000, 


assay of COPD activity G6PD 催化 
G6P 变 成 6PC， 生 成 NADPH、 后 省 
于 340nm 有 一 吸收 峰 。 通 过 单位 时 
间 生 成 NADPH， 换 算出 COPD 活性 。 
35 度 正常 参考 范围 ; 28 ~7.3u， 
多 Hb。G6PD 显著 缺乏 者 : 0. 6u 以 
Fo BAF: .7~2.7u'g Hb, 
WAH MBE glucose sensor 一 
PP oy FT Ree te ARATE E A 
BEHERA. i EAR RE 


OH H 0 H 


Ou ti 
H ou 


所 导致 的 PH、H;0,、 热 效应 或 颜色 
的 变化 可 制备 出 相应 的 葡萄 躺 电化 学 
传感器 、 测 热 型 前 萄 糖 传 入 器 和 葡萄 
BRIEF ER 

AEE SE-t Ae  L EE 


| glucose oxidase-peroxidase method 血 
i R POR E See RE E E E 
Lokk aaoi T 


eR Ha a BB BR, HE- T E 
氨 。 过 氧化 气 叉 第 试剂 中 的 过 氧化 物 
酶 俱 化 放出 氧 ,后 者 将 入 联 试剂 中 的 
酚 气 化 并 与 显 色 剂 4- 氨 基 握 蔡 比 林 
结合 成 红色 醒 类 化 合 物 。 用 此 法 测定 


i 血 中 葡 欧 精 较 为 简便 ,试剂 稳定 ， 
| AAR, 


WERP peak area 核磁 共振 谱 艾 
谱 蜂 所 包含 的 面积 ,正比 于 该 基 团 中 所 


| MEKKE. 对 1- 个 纯化 合 物 试 样 


的 各 溢 峰 面积 之 比 反映 了 该 化 合 物 中 


周 定 于 转换 器 表面 ， 大 于 酯 反应 过 程 | 各 基 团 中 所 合 被 测 核 的 数 自 之 比 ,利用 
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它 可 获得 相对 分 子 量 的 部 分 信息 - 

i FAX spectral diffusion 假设 … 
TARAHA SH HEM zk 
(H) SHAR S TE. SE oh 
Ba ab RAS, EER- > 
微波 频率 为 由 HEA T HE BE. 
随后 它 又 缓慢 地 转 惑 变 成 另 一 个 取 
向 ， 在 此 过 程 中 它 并 汕 有 发 生 辐 射 著 
证 ， 也 即 它 仍 处 在 激发 态 。 而 取向 的 
变化 使 得 该 里 由 基 小 自 旋 所 感受 到 的 
RETE. REAR A HEMEN 
发 态 ， 暂 是 不 能 吸收 新 频率 下 的 光量 
子 发 生 鞭 了 迁 。 这 各 不 伴随 自由 基 状 态 
变化 的 著 迁 频率 的 改变 称 为 谱 扩 散 。 
当 具 有 磁 各 向 异性 的 自由 基 进 行 很 慢 
的 旋转 适 动 时 ， 在 发 生 自 旋 - 晶 格 弛 
谅 之 前 就 能 发 生 谱 扩散 。 在 饱和 转移 

WEEE FE RE spectral line half width 
RAR I E we le ae Oe FH 
FERRER LA AZAA E 
差 或 波长 差 。 

WEE Ro HR foldover of peak 当 
射频 频率 设 在 谱 图 中 间 时 ， 由 于 相 检 
访 器 不 能 区 分 相对 于 射频 频率 的 正 
负 ， 经 捕 里 叶 变 换 的 频谱 图 十 会 出 现 
左右 对 称 于 射频 频率 的 一 对 一 对 谱 
ig 其 中 每 一 对 的 .- 支 有 是 真实 的 谱 
峰 ， 而 男 一 文 不 是 真实 的 谱 蜂 ， 称 之 
Ai. RAE RRR, Te 
定 谱 宽 又 涉 够 宽 时 ， 谱 宽 外 的 真实 峰 
将 折 回 没 宝 谱 宽 范 独 内 ， 而 呈现 典 修 
的 折 酸 峰 . 


tral line density comparison ”将 试 样 与 
已 知 不 周 售 量 的 标准 样品 在 一 定 条 件 
下 摄 谱 于 同一 光谱 感光 板 上， 然后 在 
BRIE |: A ee Be rhe ee 
与 标准 样品 光谱 中 分 析 线 的 黑 度 ， 若 
黑 度 相等 ， 则 表明 被 测试 样 中 向 测 元 
RHR Te PR 
RMSE, ROVER RTE 
HB ee Sy as EE oh Ee 
RME HE an PH CR A EAA 
的 太 小 : 

i 28 BE RE spectral line width J&E 
子 吸收 光谱 线 并 不 是 严格 儿 何 意义 上 
的 线 ， 而 是 占据 着 有 限 的 相当 容 的 频 
率 或 谱 线 范围 ， 具 有 一 定 的 宽度 。 此 
宽度 称 为 谱 线 宽度 . 

WAM spectral line profile jf 
线 包 括 一 定 的 频率 范围 ， 其 强度 或 吸 
收 系数 分 布 是 不 均匀 的 ， 在 中 心 频率 
处 ， 谱 线 有 最 大 强度 和 最 大 的 吸收 系 
数 〈 上 峰值) ， 在 中 心 频 率 两 侧 强 度 和 
Ri RBG FRE, ARATE. He 
线 强 度 和 吸收 系数 的 这 种 按 频 率 的 分 
布 分 别称 为 发 射 光谱 和 吸收 光谱 的 谱 
RER. 

谱 线 强 麻 intensity of speciral line 
AiE AE fi EAS) TI TERR 
吸收 辐射 的 总 能 量 。 原 子 从 上 能 级 j 
HP RES ER TERY, ACR AR E 
RA 

L, = AN fp, 
原子 由 下 能 级 iH RB eR REY, 
其 吸收 谱 线 强度 上 为 

I, =E Np hv; 


WERE eBt method of apec- | 式 中 ， N, AUN, 分 别 昨 下 能 级 和 上 能 


536 pu 谱 


RAF AR: p, 是 频率 为 > 的 辑 
射 能 量 密度 ; h ENNAN AM 
8, 分 别 是 自发 发 射 九 迁 几率 和 和 受 激 


豚 收 系数 ， 前 者 表示 单位 时 间 内 单位 j 
体 积 发 射 源 洛 所 有 方向 上 发 射频 率 为 


» RAY EERE. Jao 


st Vay A EAE (ASR BEA OP | 


TRL AML MAA AS i 跃迁 到 高 
能 态 / AULA. 4, AB, 是 彼此 相关 


Bahr” 
Bh Ay = TS Bye 


谱 线 强度 相对 强度 relative inten- 
sity of spectral line 又 称 线 对 强度 比 。 
采用 内 标 法 进行 光谱 定量 分 析 时 ， 将 
TH AGH ALA hh oR Hi RR 


“SPA”, WOES ER = 
1 


C ADARRE, L 为 内 标 线 的 
强度 ) ， 称 为 分 析 线 对 相对 强度 。 在 
光谱 定量 分 析 中 ， 由 于 试 样 的 蒸发 、 
激发 、 辐 射 等 条 件 不 能 严格 控制 ， 化 
使 谱 线 的 强度 有 波动 。 用 了 内 标 线 ， 
在 波动 的 情况 下 ， 内 标 线 的 强度 与 分 
析 线 的 强 论 同样 变化 ， 因 调 相 对 强度 


较为 稳定 ， 在 问 一 系统 中 能 纵 出 实际 | 
强度 ,对 提高 分 析 结 果 的 准确 度 有 好 | 


处 ， 困 此 一 般 光 谱 定 量 分 析 多 测量 相 
对 强度 。 

谱 线 增 宽 broadening of spectral 
lines 在 实际 光谱 研究 和 光谱 分 析 工 
作 中 ， 观 测 到 的 原子 光谱 线 的 宽度 都 
远 比 其 自然 宽度 大 ， 这 种 现象 称 为 谱 


线 增 宽 。 引 起 谱 线 增 宽 的 原因 大 致 可 ， 


JAMA: O 同位 素 增 宽 一 一 出 未 
彻底 分 离 的 各 种 司 位 素 的 谱 线 彼此 极 


ULE BA BS i OE A GEEA 
PE el RAR BO; (2) 
EFENA -— T Aisa 
测 点 的 相对 运动 速度 引起 的 Dopple 
频 称 佳 谱 线 宽 记 增加 ; (3) 上 压力 增 
宽 一 一 物质 【尤其 是 气体 物质 ) 中 
激发 态 原 子 与 问 种 未 激发 原 于 或 与 异 
种 原 下 的 碰撞 而 造成 的 增 宽 ， 随 压力 
增 大 粒 了 数 增多 碰撞 几率 增加 、 谱 线 
压力 增 宽 更 明显 ; (4) 上 场 致 增 
宽 一 一 因 站 电场 所 致 Stark 效应 或 外 
磁场 所 致 Zeeman 效 应 而 造成 的 谱 线 
分 发 现象 ， 世 会 造成 谱 线 增 宽 {村 
电 ， 絮 场 还 没 强 到 使 谱 线 完全 分 腹 开 
时 ); (5) 谱 线 自 吸 增 宽 一 一 党 激 诛 
子 处 在 数量 多 得 多 的 同 种 基态 原子 包 
FAH, PTA A) it Bk EO F R e 
(HR) Te oe REE. ORE 
度 增 大 。 

WERE = spectral line self-rever- 
sion ” 自 吸 特别 严重 时 ， 谱 线 中 心 几 
乎 完全 被 吸收 ， 原 来 的 一 条 谱 线 几乎 
分 开 为 两 条 谱 线 的 现象 。 人 参见 谱 线 自 
Ro 

WHR spectral tine self-absorp- 
tion 30 Æ St AY FF fE AN ee 
ied EE BR A A9 [E A Oe A) BE 
象 。 自 吸 的 程度 随 周 围 原子 浓度 增 
高 而 增 大 ,导致 谱 线 强度 降低 。 谱 
钱 中 心 吸 收 系数 最 大 ， 自 吸 的 程度 
Wi RR, HAR ieee 
A“ E, agen wa, H 
线 小 心 几乎 完全 被 吸收 ， 原 来 的 :一 
菜谱 线 几 平分 开 为 两 条 湾 线 ， 这 种 
现象 称 为 自 蚀 。 


谱 斯 齐 奇 起 qi 337 


谱 仪 灵敏度 RARE AM 


sensitivity 


分 辨 新 是 X AARC SRE TSA : 


主要 的 指标 。 是 在 规定 条 件 下 采集 标 
准 样品 银 的 计数 率 来 进行 评定 ， 即 在 
不 同 通 能 下 测定 Ag3di 谱 峰 的 计数 
率 ， 再 与 规定 指标 进行 比较 。 谱 仪 灵 
敏 度 反映 了 谱 仪 整体 的 功能 ， 关 系 到 
仪器 的 检测 极限 它 无 论 对 提供 化 学 
状态 信息 的 定性 分 析 ， 述 是 测量 以 谱 
峰 强 度 为 主 的 定 其 分析 都 是 至 关 
重要 的 , 


Fr. 


Q 


期 望 方差 expected variance MER 
预期 方差 、 是 无 限 多 次 测量 得 到 的 方 
差 。 在 有 限 次 测量 中 ,得到 方差 估计 
AF, 它 是 总 体 方差 of 的 无 偏 咎 计 
值 ， 其 期 望 值 D(x) 等 于 总 体 

期 望 值 无 限 多 


expectation value 


| 次 测量 的 统计 平均 值 。 随 宙 变量 x 的 


期 望 值 E(x) 等 于 总 体 的 平均 值 风 ， 

fe x 按 概 率 如 权 的 加 权 平 均值 ， 表 征 

一 组 测量 值 概 罕 分 布 的 中 心 位 置 。 
FFM BRR Zimmerman reaction 


1 17-SSAR SAC RARER 


件 下 产生 紫红 色 化 合 物 的 反应 。 利 用 


| 此 反应 艇 17- 气 类 固 醇 的 定量 测定 。 


也 可 将 17- 羟 类 固 醇 经 化 学 转变 成 17- 


| 氧 类 古 醇 后 进行 定量 测定 。 


BA MF oddq-ejieetron ion FL 


; 有 未 配对 电子 的 离子 ， 例 如， 分 子 离 


FM. 在 质谱 中 ， 这 样 的 离子 同 
时 叉 是 自由 基 ， 具有 较 高 的 反应 活 
性 ， 在 质谱 图 的 解析 中 较为 重要 。 

起 始 密码 initiation code BAR 
EMA RMR. SERS 
AA AUG 或 GUG， 被 携带 蛋 氢 酸 的 
tRNA 分 子 上 的 反 密 码 所 识别 并 相互 
结合 。 以 真 核 细胞 mRNA 为 模板 的 
Mitt Tee sae 
AUG 密码 ， 此 即 所 谓 “ 第 一 AUG 规 
律 "， 统 计 资 料 表 虹 0% ~95% 的 真 


E mRNA 符合 此 规律 。 当 正常 起 始 


SM LAA THAR ` 
列 的 AUG 时 . ARERR 
1 器 。 当 由 老化 器 出 来 的 气 溶胶 剖 击 在 


致 ， 则 翻译 在 这 个 AUC 起 始 。 对 于 
KERB, AERA :个 A0G 的 
3 位 为 &， 肽 链 合成 总 是 在 这 个 AUG 
eke. CAF OR AA, — e ae 
HEA R H iA RE ar PE H 
mRNA SERIER FETE ~~ EHI 


AUG, ERIE MIRE Be 
: PRT. FR ORR 


AUG MÆ”. 

SIIR pneumatic pump 以 气体 作 
为 动力 推动 洛 寨 工作 的 高 压 汞 。 气 动 
SERB SE EAC DAY. BRA BSI. GB 
合 于 色谱 分 析 体 系 。 利 用 气动 就 大 原 
理 的 气动 放大 泵 能 迅速 获得 所 需 的 高 
出 口 于 力 和 提供 太 的 输出 流 其 ， 特 别 
We TIRE RAM. ARH 
BARRARA. Pesta 
Œ, 如果 不 使 用 两 台 这 样 的 泵 无 法 实 
BRE BE BERR. 

气动 赛 化 器 pneumatice nebulizer 
SPRL Bhat. SLPS FA a A 
ae Pil PPR, HP el ee 
ER. AUER 毛细 管 位 于 外 管 喷嘴 的 
HR, 两 者 之 问 形成 环形 喷 口 。 当 速 
度 达 到 和 超过 音速 的 载 气 气流 由 环形 


REC] (XERENTE) 路 出 时 , 基 ! 


手 流 条 力学 原音 形成 负 压 ， 空 吸 作 用 
使 试 液 沿 毛细 管 上 升 ， 由 内 管 上 端口 
BERE. AR TE Rh 
KANER. 在 火焰 原子 吸收 光谱 分 


析 中 ， 只 有 直径 小 于 20pm HR | 


在 通过 火焰 区 的 短 时间 内 能 有 效 地 永 
Fit. ARH ER F it — 3 ath, 


TERESA BE PALS Ae 
AGB 2 ~ Sram 处 安装 一 个 碰 捕 球 或 
PEGE SE, we ll et Zee ER A HE 


雾 化 球 和 抗 流 器 上 ,进一步 细 化 为 平 
ARES DAR. 同心 雾 化 器 的 
优点 是 结构 简单 ， 价格 便宜 ， 使 用 方 
ff, WAZ. theo RAS eae 
很 组 ， 容 易 造成 堵塞 ， 椒 适合 用 于 高 
ARAM. REFERRERS 


度 分 布 。 堵 化 效率 直接 影响 元 素 的 测 
ERAR, FLOR LAR th ees 
A 10% ~ 15% . 

气 - 国 色谱 法 gas-solid chromatog- 
raphy; CSC 是 指 以 气体 作为 流动 相 
〔〈 称 为 载 气 ) ， 以 固体 吸附 剂 作为 固 
府 相 的 气相 色谱 靶 。 作 为 固定 相 的 团 
ERRI., 通常 是 用 各 种 多 和 孔 性 物 
in, PUN THR, TERE, FEVER, w 
ATR, RAL RD FS ILA ER 
+. 一 般 气 - 固 色 谱 法 的 分 离 机 理 为 
吸 峙 - 周 附 ， 故 属于 吸附 色谱 法 。 但 
在 以 高 分 子 多 孔 小 球 作 固定 相 的 气 - 
男色 谱 中 ， 是 吸附 和 分 配 兼 而 有 之 的 
色谱 法 。 

SEE aerosol 分 散在 气体 介质 
中 、， 以 流体 或 固体 微粒 为 分 散 相 、 粒 
径 大 部 分 小 于 thm 的 微粒 。 它 具有 
胶体 性 质 ， 对 光线 有 散射 作用 。 气 深 
胶 在 气体 介 重 中 作 布 朗 运 动 ， 不 因 重 
力作 用 而 沉降 。 根 据 气 溶胶 物理 状态 
的 不 周 ， 可 分 为 烟 . R, E, ER 
HAFF. MERSER. 物质 在 
mia PRA. WES Sat TSS 


H, FIBER ARLE EE 0. 0001 ~ 0. Sym 


之 交 的 固体 微粒 ， 如 铅 烟 。 煤 烟 是 燃 


料 不 完全 燃烧 所 产生 的 政 状 磋 粒 ， 阁 
4240.01 ~ lym, FEAT. 


当 温 产 降 低 时 、 局 部 过 狗 和 的 蒸气 状 


TRENS Bak A RS RE PR 2S 
而 又 包 荐 ZARE, BPP AN 
H, HRS. REWER 
Be, TEWK KAR Bea. A 
SRMRKGATAR. BARNE 
的 两 重 性 。 


在 -' 些 原子 光谱 文献 和 书 中 ， 将 等 
化 器 喷雾 试 洪 产生 的 粒 径 很 小 的 者 状 


BERERA TER". -MAIE 


ERR EmA RAPE LY | 
交大 因子 随 外 加 电压 前 增加 而 增 大 。 
| 根据 气体 放大 因子 与 外 如 电压 关系 曲 


为 十 几 微 米 量 级 ， 粒 径 关 20nm t T 
UHR Bt A, ORE Som 的 
CARER TARE, MEBs 
lum fo te fi FBR Bk Be a. 


BRER. PERR ERRE | 


DRE E H -e ARR”, 
MWREAWIAR. APR HRY 1 
H, HEEL SE PE EB 
PRGA ER” RI. 

气体 电离 探测 器 gas-ionization de- 


tector 


器 。 ERE AA a BS TE ee aR 
DREW, SSAA. 
He Ba eT fee ER, HERRER 
PEACH ERR Pt, SBR 
冲 幅度 较 修 ， 用 于 回 射 剂量 和 能 谱 测 


重 。 正 比 计数 器 的 工作 电压 较 高 ， 原 | 
始 离子 对 在 电场 内 受到 加 速 ， 产 牛 更 | 


多 的 离子 对 ， 蓝 得 较 高 的 号 冲 输 出 ， 


通过 收集 射线 在 气体 中 产生 | 
的 电荷 来 测 草 核 辆 射 的 一 种 测量 仪 ! 
i ERREI EAW RAEE] 20cm"! 


1 


' ning spectrum of gas molecule 


Oi ey E F E Aa BH A 
H, MPRE, BROT ae 
TEREE, ra: A Ba BE, 
输出 脉冲 幅度 很 高 ， 可 以 不 经 放大 直 


接 记录 ， 用 于 记录 脉冲 数目 而 不 能 潮 
其 能 其. 
SMA gas amplification 在 充 


气 检测 器 中 ， 人 射 的 X 射线 光子 引 
志气 体 分 子 的 初级 电离 ， 所 产生 的 电 
于 在 外 加 电场 作用 下 获得 足 艇 的 动 
能 ， 肯 与 气体 分 子 碰撞 而 引起 次 级 电 
离 的 连锁 过 程 。 通常 把 气体 放大 后 ， 
电离 总 数 与 初级 电离 数 N, Zem 
做 气体 放大 因子 。 外 加 电场 越 强 ， 所 
引起 的 次 级 电离 就 会 越 多 ， 央 此 气体 


线 上 的 转折 点 可 将 工作 电压 分 为 电离 
室 攻 、 正 比 区 及 盖 革 计数 器 区 。 各 种 
气体 检测 器 在 相应 的 工作 电压 区 域 中 
IE: 

FR FD OES BPE pure tur- 
RAK 
ATHERE RS IE TH HRES ET 
TAAI KRAER. Ha 
AB CHR. FRET LA 
研究 转动 光谱 的 超 精细 结构 。 由 于 徽 


三 右 ， 而 高 分 辩 率 的 远 红外 傅 里 叶 变 
换 光 谱 技 术 乡 频 端 的 测定 可 达 和 4 
cm !'， 两 种 技术 互补 可 共 则 研究 分 
子 转动 光谱 精细 结构 。 
RET Sh EE gas infrared 
spectrograph MAET aR RES aR 
元 件 的 红外 分 析 仪器 监测 方法 。 与 红 


540 qi 和气 


外 分 光 诈 度 法 比较 ， 共 有 所 用 仪器 结 | 


FA. BPE TH OP EET E 
点 ， 但 不 具备 分 光 分 析 的 功能 ， 可 监 
测 大 气 和 汽车 排 气 中 的 :氧化 碳 . 一 
氧化 氮 和 二 氧化 硫 等 。 

SP EM gas diffusion unit 
2 PAR A A A 、 输 出 接 
厅 的 有 机 和 玻璃， 和 夹 在 中 问 的 一 张 微 


TL RA. PA. ERAI | 
RR, PRR ARORA. | 


Po a UR 0.2mm, Æ 2mm, K 
100mm. ‘SFA A BR POS 2. FL 
HA (EO. 076nm, 32H) 7 42 2pm, 
FLE 78% >, RA EALA 
AFLP EGE RES. LER HER 
挥发 性 气体 成 分 的 ， 如 C0,、S0,、 
HCN, HF, H,S 和 NH, 等 ， 均 可 借 
助 此 技术 进行 分 离 测 定 。 有 很 高 的 选 
择 姓 ， 膜 的 转移 效率 通常 不 超 
ZT 30% , 


二 一 — | 


AA iil 


气体 密度 天 平 检测 器 gas density 
balance detector 是 一 种 利 用 样品 pics 
气 与 载 气 密度 的 差异 来 进行 检测 的 气 
HARM. MRR EAA 


HRE. 组 成 惠 斯 通电 桥 的 两 璧 ， 


当 色 谱 柱 后 流出 气体 的 密度 与 载 气 相 


| 同时 ， 检 测 元 件 的 电 月 无 变化 ， 没 有 


信号 输出 。 当 色谱 村 流出 物 中 含有 与 
QR SEPARA et, BS 
电 桥 就 不 平衡 。 输 出 的 电信 和 号 被 记录 
下 来 .在 气体 密度 天 半 检 测 基 里， 敏 
感 元 件 不 与 色谱 柱 后 流出 气体 相 接 
触 ， 因 而 对 腐 独 性 气体 的 检测 很 有 
Al, 最 小 检测 量 10%, RH 
图 为 19: 。 

SOR ERR AR gas-sensing elec- 
trodes MERAH. ERR 


| RASH BREE LA 


oe Be Ea, EE eh KAN 
TER., PTR SR. Hace aD 
参 比 电极 组 成 。 其 测定 原理 是 基于 一 - 
些 气体 溶 和 水 溶液 中 生成 了 能 用 离子 
选择 性 电极 检 出 的 离子 。 电 极 用 于 测 


| 定时 ， 样 品 中 的 被 测 气体 通过 气 透 腊 


与 肉 充电 解 液 达到 平衡 .在 膜 和 离子 
选择 性 电极 之 间 的 薄 层 溶液 中 ， 气 体 
发 生化 学 反应 ， 消 耗 或 产生 ~- 种 可 被 
离子 选择 性 电极 检测 的 离子 ， 离 子 的 
HESH m RRT ORRE E, 
FUE, BERAN SEn PaE 
RERA. TRHRPRBREH 
应 用 ，C0, 气 敏 电极 用 在 临床 化 验 ， 
如 面 的 分 析 ，NH; 气 敏 电极 用 在 申 厂 
水 汽 系 统 监测 ， 印 染 三 污水 和 氮肥 厂 
空气 监测 ， 以 及 确 酸 赴 用 节 瓦 尔 德 合 


= qi 3i 


金 还 原 为 氮 后 的 分 析 ,，50, TR 


用 于 石油 产品 的 分 析 ， 拨 握 酸 电极 用 
于 农药 生产 废水 分 本 等 等 。 

气味 采样 odor sampling PRE 
PE FARO SZ. ee ERR. 或 共有 
Fa Tel PR AP ME BE TE SR SS A BH 
PH AAR es. RAT. $ 
ABET RES TE., FAB os A Fe ee 
2-2 ICR. FRU 
GN. MSH. BAe 
IRRI. RE, ite a ae 
12h 74. 


气味 测量 计 centmeter WASS 
ER E. 

FAME aerosol sampling 
method 方法 有 二 种， (1) HAFA 


HE D T-ARA ( -70%) 


中 30min 以 上 ， 使 异 丁 烷 发 射 剂 液化 | 


GPA - 117), APR PRH, 
FEI A, FRET EME PAL, 


| RRMA ES BNR, RTRA : 


So, AE AG AE Smin， 以 除去 残 
留 气体 ， 即 可 取样 分 析 ; (2) Ree 
Rik, PB. HAAR RI 
Pe) CINE) 的 烧杯 中 ， 将 岗 压 在 
PEPE, EZF 15s， 将 容器 轻 轻 振 
H. ARES. BRS, AB 


ERER, HARES. HR. 


即 可 取样 分 析 ; 
KE, (FA SRL AER BB, g 
车 干 次 ， 几 喊 重 法 得 知 取 样 量 . 
气相 传 质 阻力 resistance of Bas 
mass transfer 4873 MEAT HH SHE 
PRAT y mE RREA, A 


(3) ERO LR —-K : 


FRE Fe ESAS A, | 


流动 相 到 丙 相 界面 传 质 阻力 越 大 ， 所 
再 扩 茹 时 间 就 越 长 ， 因 而 引起 区 域 的 


| 扩展 。 气 相传 质 阻力 在 使 用 较 大 最 的 


畴 定 被 也 即 液 膜 较 厚 时 ， 其 影响 并 不 
明显 。 但 在 高 效 快 速 色谱 中 ， 裁 气流 
速 较 高 ， 固 征 液 用 量 较 低 ， 此 时 的 影 
响 就 不 可 和 忽视。 参见 传 质 阻力 条 。 

气相 化 学 发 光 


gas-phase chemilu- 


’ minescence 发 生化 学 发 泡 反 应 时 反 


应 物 的 状态 为 气体 的 化 学 发 光 为 气相 
化 学 发 光 。 气 相 化 学 发 光 反 应 包括 的 
范围 非常 广泛 。 用 于 分 析 化 学 的 气相 
化 学 发 光大 致 分 为 三 种 类 型 ， 即 室温 
下 的 专 相 反应 、 火 焰 均 相反 应 和 气 - 
HR aR (a de ia AR. SE 
发 光 分 析 具 有 的 选择 性 、 简 便 性 及 仪 
器 的 便携 性 ， 使 得 它 成 为 一 种 极为 诱 
人 的 新 技术 

AHEHE gas chromatography; 
GC MAHE A Sit 3h HAD 
AUR eR aA, NTA 
为 气 - 固 色谱 法 和 气 - 液 色谱 法 。 前 者 
ASLAM RRS, SMA 
气压 低 、 热 稳定 性 好 、 在 操作 温度 下 
旺 裕 态 的 有 机 或 无 机 物质 涂 在 惰性 载 
L GR) 或 涂 在 毛细 管内 壁 
【开口 管 柱 ) 作为 图 定 相 。 气 相 色 谱 
法 的 优点 是 : 分 析 速 度 快 ， 分 离 效能 
A. REER, MARE, EFE 
强 ， 分 离 和 测定 同时 进行 。 其 局 根性 
在 于 不 能 用 于 热 稳定 性 差 、 蒸 气 正 低 
或 离子 型 化 合 物 等 的 分 析 。 

气相 色 广 - 情 里 叶 变换 红外 光 庶 联 
用 技术 gas chromatography-Fourier 
transform infrared spectrometer，CC-FT- 


IR 气相 色谱 - 傅 里 叶 变 换 红 外 光谱 
联 用 技术 是 20 世纪 80 年 代 以 来 发 展 
起 来 的 一 种 新 技术 。GC-FTIR 系统 由 
气相 色谱 单元 、 接 口 和 FTIR 单元 组 
成 。 其 中 接口 是 联 用 系统 的 关键 部 
分 ， 主要 为 镀金 光 管 接口 。GC-FTIR 


的 联 用 是 将 色谱 柱 的 出 [直接 与 红外 | 
光谱 仪 的 楼 口 连接 ， 让 色谱 以 分 依次 


通过 样品 池 {接口 第 金光 管 }， 进 行 
红外 的 快速 检测 其 最 低 检 测量 为 数 
HESS pith. Bai, GC-FTIR 已 
ARARAT UEA ST A > 
WIA, PR. EA., 香料 ， 


食品 、 化 工种 油 领域 中 得 到 广泛 的 


应 用 。 

气相 色谱 -红外 光谱 联 用 仪 
matograph coupled with infrared spectro- 
photometer 将 色谱 的 高 效 分 离 能 力 
与 红外 光谱 可 对 分 子 结构 提 殿 较 多 信 
息 的 特点 相 结合 的 一 种 仪器 ， 是 对 多 
组 分 混合 物 进 行 结构 分 析 的 有 力 手 


chro- 


B. CHTCEREE: 多 组 分 混合 物 ; 


样品 经 过 气相 色谱 柱 分 离 ， 得 到 各 个 
样品 


HEFEI 


单一 组 分 ， 按 保留 时 间 顺 序 逐 . A 
红外 光谱 测量 区 进行 检测 ， 经 快速 扫 
描 后 ， 纵 出 各 单一 组 分 的 相应 红外 光 


| THA. 根据 所 得 各 红外 光谱 图 与 标准 


谱 图 对 照 和 谱 图 解析 的 结果 ， 果 以 对 
这 些 单 -- 组 分 进行 定性 分 析出 于 气 
相 色 谱 中 进 样 量 较 少 ， 而 且 相 邻 两 组 
分 流出 的 时 间 间 隔 较 短 ， 因 此 蓝 求 红 
外 光 详 仪 的 灵敏 座 要 高 、 响 应 要 快 。 
气相 色谱 忆 gas chromatography 
实现 气相 色谱 分 离 、 分 析 的 一 种 仪器 
设备 。 如 下 图 所 于 ， 它 的 最 基本 组 成 


”包括 载 气 控制 .调节 系统 (提供 稳 庄 ， 


稳 流 的 流动 相 } , 进 样 系统 ,分 离 系 统 
‘色谱 柱 ) ,检测 系统 ,信号 记录 ,处 理 
系统 及 温度 控制 系统 。 根 据 分 析 任 务 
的 要 求 , 可 对 气相 色谱 仪 的 各 个 系统 
进行 有 效 的 组 合 ,好 对 载 气 采用 机 械 
控制 或 电子 控制 , 进 样 可 手动 /自动 或 
分 流 / 不 分 流 ,分 离 可 采用 填充 柱 、 制 


| 备 柱 或 毛细 管 柱 ,检测 可 用 不 同类 型 


的 检测 器 ,信号 记录 和 数据 处 理 可 采 
用 电位 差 计 .积分 仪 或 色谱 工作 站 。 
样品 ”说 化 室 2 


= 


ian AL PSH 


AHERE 
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气相 色谱 - 质 济 联 用 仪 
matograph-mass specirometer ”将 气相 
CE BD SP AENA RAA 
RABE RE | ES aa 
相 结 合 的 - - ASE REPT A 
机 混合 物 -非常 有 效 的 工具 。 它 的 工 攻 
原理 是 :多 织 分 混合 物 样品 经 过 色谱 
HOR. BATH HS, RAB 
EUT BE Ti] AG TAE -iE A DAS 
ATI. MOAI i Ém BE eA 
(ÈP). ， 经 质量 分 析 器 和 检测 器 检 
测 ， 可 给 出 单一 组 分 的 质谱 图 ,根据 
对 所 得 质 训 阁 进 行 计算 机 检索 和 谱 图 
解析 的 结果 ， 便 可 以 对 这 些 单一 组 分 
进行 定性 、 定 贡 分 析 ， 

气相 色谱 专家 系统 expert system 
of gas chromatography 一 个 其 有 大 量 
气相 色谱 分 析 方 法 的 专门 知识 和 经 验 
的 计算 机 软件 系统 。 它 应 用 人 上 智能 
技术 ,根据 色谱 坷 家 提供 的 专门 知识 
ABBA HBAS, BHU 


相 色 谱 问 题 . 如 中 科 院 大 连 化 学 物理 
WMA ERASE (ESC 系统 ) 


相 色 谱 操 作 条 件 最 佳 化 ; 气相 色谱 在 
线 定性 、 定 量 分 析 等 主要 内 容 。 
A-E BiR gas-liquid chromatog- 
raphy; GLC 是 指 以 气体 为 流动 相 
《 称 为 载 气 )， 以 液体 为 固定 相 的 气 
相 色 谱 法 。 作 为 固定 相 的 液体 〈 称 
AHER MERSER, WBE 
TERE. ABE PR EU Ba BL BR EL 
CBD. FERRE PE RRA _L HE 


gas chro- i 


为 填充 柱 的 同 定 相 ， 或 直接 涂 演 在 毛 
MB VISE (FEH) 作为 固定 相 。 
气 - 液 色谱 法 的 主要 分 离 机 理 为 溶解 - 
解析 作用 ， 故 属于 分 配色 谱 法 。 
气 - 质 联 用 仪 gas chromatography- 
mass spectrometer; GC-MS 将 气相 色 
湾 仪 与 质谱 仪 组 合成 的 分 析 装 置 。 在 
气 - 质 联 用 仅 中 ， 气 相 色 谱 仪 用 来 分 
离 被 分 析 物 ， 质谱 仪 用 来 检测 第 分析 
物 . 给 出 被 分 析 物 的 分 子 量 和 可 能 结 
H. 由 于 气相 色谱 要 求 样品 首先 被 气 
化 ， 然 后 进入 色谱 柱 进行 分 离 ， 所 以 
气 - 质 联 用 仪 送 合用 来 分 折 小 分 子 、 
易 挥发 、 热 稳定 的 化 合 物 。 它 通常 使 
用 电子 电离 源 来 使 样品 电离 ， 操作 条 
件 稳 定 ， 得 到 的 和 质谱 图 可 以 与 标准 谱 
库 比 较 ， 因 此 是 应用 最 广 的 一 种 分 术 
1% 3. 

MS vaporizer 是 为 液体 或 固 
全 样品 进行 汽化 的 装置 。 汽 化 室温 度 


， 与 样品 组 分 中 最 高 沸点 、 进 样 量 、 进 
家 来 解决 那些 需要 专家 才能 解决 的 气 | 


样 方式 及 进 样 器 结构 有 关 。 当 汽化 室 
温 净 低 于 样品 的 沸点 时 ， 样 闻 汽 化 的 


， 时 间 较 长 ， 使 样品 在 柱 内 分 布 加 宽 ， 
包括 色谱 分 离 模式 的 推荐 ; 气相 色谱 
柱 系统 点 样品 预 处 理 方法 的 推荐 ; 气 


因而 使 柱 效 下 降 。 当 汽化 室温 度 足 够 
Rat, FAT ARR, HE 
定 。 用 峰 高 定量 时 汽化 室温 度 影响 很 
大 ， 如 汽化 室 慢 度 低 于 样品 沸点 时 ， 
峰 高 就 降 惰 。 因 此 在 用 峰 高 定量 时 ， 
汽化 室温 度 要 尽 可 能 高 于 样品 各 组 分 
的 沸点 。 当 然 ， 如 果 汽 化 室温 度 过 高 
时 ， 也 会 导致 样品 的 分 解 。 
迁移 电流 Migration current 
离子 型 的 电 活 性 物质 在 指示 电极 或 了 
作 电 极 上 还 原 或 氧化 时 ， 由 于 电 迁 移 


一 个 


544 qian 于 前 


达到 电极 而 产生 的 电 该 .其 符号 规 
定 : 对 阳离子 的 还 原 或 衣 离 子 的 氧 
ft, HEATER: 对 阴离子 的 氧化 战 
阴离子 的 还 原 ，、 Bi Aa. Aik, 
迁移 电流 或 使 总 电流 增 大 ,或 使 总 电 
流 减 小 。 总 之 ， 增 加 支持 电解 质 的 浓 
BE. 因而 增加 溶液 的 电 毕 ， 可 减 小 电 
活性 离子 的 征 称 数 ， 能 使 迁 称 电 流 隆 
REFE, 

SEER migration time 组 分 从 
Aca ie BEE PUES E fe ee t 
闻 ,， 在 电泳 中 ， 是 指 弓 分 从 进 样 口 迁 
称 至 检测 点 所 需 的 时 间 . 

迁移 时 间 窗 口 


gration time 
SUPE FKEA HE R PEER E KEET 
间 与 完全 溶 于 胶 束 中 的 溶质 迁移 的 时 
间 阐 隔 。 

迁移 数 transference numbers Wi 
过 电解 质 溶 液 的 电流 分 别 直 阳 离子 和 
阴离子 导 通 ， 各 种 离子 传送 电流 的 能 
力 不 一 定 相 同 , 它们 之 间 总 的 比值 叫 
BR. 

Wi iat 3K BR aT S RZ Bt SK RK EE 


pro- 


gressive transitions and regressive transi- 


tions BA BERET T= a A 


旋 体 系 AB, HA 4 个 自 旋 能 级 [ 、 
T. WM. V, Hp} AB 核 分 别处 于 
oa, Bo. BR AB MAMA. Ef 


之 间 可 能 发 生 4 PRE: AL. ADS j 


B. B, MBA ATR, KPBS A, 
与 B, 共享 一 个 能 级 I + 而 B, 与 Ay 


the window of mi- | 


亦 称 流出 范围 。 足 指 完 i 


共享 一 个 能 级 由 ， 因 此 两 个 财 迁 都 涉 


及 到 一 个 “接力 站 ” 【分 别 为 工 、 


亚 ) ,这 两 种 跃迁 的 关系 称 为 前 进 式 
BOER NEE. MA 与 B SERB 
Wt AR AES | 出 发 ，4A: 与 B, 如 同时 向 


| BERNER. APR KR ABH 


反射 式 茎 迁 或 所 歧路 既 迁 ， 也 称 返 回 
ARL. FEATHER RE PR 
yey AM, =2， 在 反射 式 路 迁 中 
it FR ey AM, =0。 


AK AB BEA AR 

前 手 性 基 团 中 核 的 不 等 价 
nonequivalence in prochiral group [i 
FEMS. 

BUH forward scattering JE 
传播 过 程 中 遇 刘 尺寸 与 光波 长 大 小 可 
比拟 的 微粒 时 ， 会 在 微粒 上 发 生 散 
射 ， 散 射 沦 是 向 四 面 八方 射出 的 ， 各 
方向 散射 光 的 强度 可 以 相差 无 几 ， 也 
可 有 明显 的 差别 。 当 微粒 尺寸 比 光 波 
长 稍 大 ， 微 粒 的 形状 接近 球形 时 会 发 
EKER (Mie) 散射 ， 在 入射 光 行进 
方向 【前 向 ) 的 散射 光 强 度 会 比 其 
他 方向 散射 光 更 强 ， 这 种 向 前 方 的 明 
显 散射 称 为 前 让 散射 。 在 散射 光 分 析 
工作 中 ， 往 往 利用 小 角度 前 向 散射 光 


nuclear 


”强度 大 的 特点 ,获得 更 高 的 检测 


AHE. 


前 行 反 应 化 


preceding reaction. 
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ERMEER MEIT., TER Re E 
的 产物 参与 电极 反应. 


AY HERR leading peak MBS AY 
eR, EEEE A E-E M a ti bE aH 


的 不 对 称 色 赠 峰 . 这 种 峰 形 在 色谱 分 
析 中 不 经 常 出 现 ,也 在 吸附 色谱 中 ， 
HE H FDE A EARE, X 
TAr RO ÉE EE TT RE MLE D AELE 

BiG EH — frontal chromatogra- 
phy MERMA A, RRL RE ab 
BROTH, ee hie. fe 
Pe An 2H 52 ik 5 AEI AA. ER 
cE ER (RE) 最 弱 的 组 分 最 
先 以 纯 物 质 流出 ， 共 次 是 保留 第 二 加 
和 最 弱 的 两 个 组 分 的 混合 物流 出 色谱 


等 在 在 下 ， 通 过 使 骨架 上 的 革 


base anion exchange resin 树脂 中 功 
REIL AD 3 RL — 2B A RY 
AR. FPS ARR Ci, TELS 
EG AE 4K fl, W Zncl,, AICi, SnCl, 
与 氢 
ETT a ibe, BSR TEL HY 
Rea BET Reh ve, FREE 


| WRH, 1 Re — ee 


， 化 试剂 得 到 工 型 强 碱 性 阴离子 交换 树 
” 脂 ， 其 三 性 很 强 ， 当 用 复 氧 化 钠 使 树 
” 脂 再 后 时 效率 较 低 ; 为 了 降低 其 碱 


柱 ， 依 次 类 推 。 该 方法 只 适合 于 简单 
| 煤 样 的 一 种 ，-- 般 用 于 确定 样品 的 g 


混合 物 的 分 离 ， 

Wi latent image 乳剂 曝光 后 ， 
在 受 光 照射 的 地 方 ， 产 生 一 定数 量 的 
显影 中 心 ， 显 影 中 心 虽然 是 银 质 点 ， 
但 是 由 十 这 些 质点 很 小 ， 不 能 显示 屯 
剂 在 曝光 后 所 产生 的 影像 ， 要 想 获得 
乳剂 明光 后 产生 的 影像 ， 必 须 经 过 呈 
©, HRM he {具有 显影 中 
DH SL) 在 显影 剂 的 作用 中 ， 
还 原 成 银 ， 以 显示 影像 ， 因 此， 乳剂 
曝光 后 在 显影 条 所 得 的 是 由 许 志 馈 影 
中 心 组 成 的 看 不 见 的 “影像 "， 称 
为 “ 潜 像 ”。 

强 栈 性 阴离子 交换 剂 ”strong-base 
anion exchanger 离子 交换 功能 基 团 
A CANA) 基 团 的 阴离子 交 
Al. WRIA SOAS RA 
这 种 填料 。 

RARER ATR he 


strong- 


te. GA APES ea 
feist), AB a ee Pe 
ES, HRALA EEE 1 型 
树脂 略 差 。 

cae strong pitch ESR 标准 样品 


值 - FAS PET, Ae ee 
含量 较 高 (KC PA 0.11% 的 煤 )， 
BBG ARR. 其 g 值 为 2. 0028。 

RRR ABE strong coupling sys- 
temAB, A,B, A,B,, ABX, ABC, 
AA BR RAS TS AWER. 
EIN CELE 6 SAR eT EE 
相近 ， 属 同一 数量 级 ， 这 时 一 级 谱 规 
则 不 能 适用 , 5 与 J (AP a RE 
上 直接 该 出 ， 它 们 都 属于 复 亲 谱 之 
列 。 值 得 注意 的 是 由 于 体系 的 看 合 党 
数 不 随 外 吉 磁 场 强 绊 而 变 兹 ， 谱 峰 化 
党 位 称 的 差 值 (以 Bz RRA, MA 
对 共振 频率 ) 却 随 磁 场 强度 而 变化 ， 
当 外 加 磁场 场 强 越 强 时 则 AS 越 大 。 
因此 在 低 磁 强 的 仪器 下 的 复杂 谱 在 高 
场 强 下 有 可 能 为 简单 的 一 级 谱 ， 利 用 
此 可 简化 谱 图 面 便 于 分 析 。 


546 qong 34% 
TAMA TE PA EI strongly | RARR, APRS ITY 
acidic cation exchanger $ T 2¢ ti FA ae ae o 
能 基 团 为 强酸 CURA) 基 册 的 阳 8-H SEM  8-hydroxyquinoline 


离子 交换 剂 。 它 十 阳离子 交 撞 色谱 常 
用 的 柱 填料 。 特别 适合 碱 金属 离子 的 
分 离 。 在 高 了 排斥 色谱 法 中 用 作 山 酸 
阴离子 的 离子 排 夺 分离 固定 相 。 

强酸 性 阳离子 交换 树脂 strong- 
树脂 中 功 
能 基 为 磷酸 基 一 530,H 的 一 类 阳离子 
SERS. DAR CHA CaS E 
PE Py aaah BT a eA A Be eH 
酸性 阳离子 交换 树脂 ， 它 在 碱 性 F 


acid cation exchange resin 


PETS BBE SP IATER | 


BE FREZE 5 SERRA LZ EE 
FFE FY ERK A A ER. ERA 
RRR AAR, TERESI 
ATARE., BETIS AB H* 


型 ,为 贮存 和 运输 方便 ， 往 往 转 化 为 | 


Na JE), Na” 磺 酸 型 树脂 是 常见 的 强 
RYE TH BSF se LAR. 
强制 检定 


compulsory verificalion 


计量 检定 机 构 或 授权 的 计量 检定 机 
构 ， 对 社会 公用 计量 标准 ， 部 门 和 企 
业 事 业 单 位 使 用 的 最 高 计量 标准 ， 用 
于 贸易 结算 、 安 全 防护 、 医 疗 卫 生 和 
环境 监测 四 方面 列 人 国家 强 检 目 录 的 
工作 计 基 器 具 ， 实 行 定点 定期 的 一 种 
检定 。 

7-#E4-F RBS KR 7-bydroxy- 
4-methyl-coumann — #6 HL Ae HH, 
HEAR fp. LOW A, 
“KE 1 x10? mol» Lo! ay, af 
得 到 380 ~420nm 范 闭 内 的 可 调谐 单 


由 政府 计量 行政 主管 部 门 所 属 的 法 定 


Bl EAR REE (oine), 分子式 
Cy Hy NO, 

oN 

Ce 

Ou 
ATC ES ae aR AR AR, HAT ~ 
WU, HIT FHE, JL ARF aK 
AZM. BPR. ZM., OA 
A, OM. AD., EF ATAKE 


! 剂 时 溶液 无 色 ， 若 有 水 分 存在 即 成 黄 


So B-E HE rE ak FR PR a a A 
定 ， 和 但 应 置 寺 暗 处 ,试剂 的 天 = 
195x107 K, =8.32 x10", 可 与 
各 种 金属 离子 反应 生成 5 元 环 蒙 合 
物 , 常 用 作 溶 剂 芋 取 试剂 ,基肥 光 诬 试 
剂 以 及 许 客人 金 属 离子 ( 除 一 价 阳离子 
外 ?的 沉淀 剂 。 4 ,Ga,In,Meg.Zn 等 金 
fal a 8- PSE ERA aR EY, 

FE RAIA 。 hydroxy! group fre 
quencies M.E AmE Aap By 
FAE OH). BAHIA 
括 0—H HI PE 28 IR BH (vay); —O—H 
的 弯曲 振动 (5oa ) FOR SL EY A 
Bl Ye. oy } 等 特征 峰 。 0O-—H 的 伸缩 
振动 (pon) 在 3670 ~ 25000m "' 波 数 范 
BA, BANE RTARTA A 
@. NAE TE h, BRL 
ARAMESE, AR kF 
RE. A TELANE Pe f BaP od E 
(3300cm EO EA. 
ESF N E ap He R E ET Sh 
PT HES TE. REN aE 
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和 凑 基 的 强烈 缔 侣 ,吸收 峰 的 底部 可 
延续 到 约 2500cm ,形成 - -个 很 宽 的 
吸收 带 ，0 一 下 YD By BH HR BH Son) 和 
eS BE Ba oH on) 在 1410 ~ 
1000em"' GY KE A A. BOE 
12100cm ` HOBO ARE 12300em~'. 

SAE sheath flow pool . -种 毛 
SY E k-i ER FA ECE m 通 
TRE OA (ay Bae En HR 
〈 低 电位 端 ) 的 电 接触 ， 又 可 增 大 进 
入 离子 化 器 时 的 流速 。 

SRA sheath flow liquid 在 毛细 
EF DK - FR A AE OE Be, 
KARAER Ee EA TY 


EEA. IoD SY AE ARE | 


化 器 的 流速 、 糊 流 液 _ 般 由 合 高 浓度 
ALIA A CBR. CA) OR 
液 组 成 . 

TASER chopper -种 调制 光源 
光 率 频率 的 机 械 装 置 ， 册 上面 升 有 两 
个 相对 的 户 形 开口 的 金属 圆 板 和 一 个 
驱动 它 的 小 电动 机 组 成 。 肩 形 板 转动 
时 . 按 一 定 频 率 遮 断 来 自 光源 的 光 
东 。 当 检测 -放大 线路 调 尼 到 切 光 频 
率 ， 则 可 以 检测 和 放大 经 过 调制 的 光 
fas. 而 涉 放 太 非 调制 信号 。 因 此 ， 
可 以 消除 分 子 吸 收 和 发 射 、 光 散射 等 
信号 测量 的 影响 , 

PRR IB) switching time 在 采用 
É EAE DS He RRR PR TB 


忻 的 时 间 。 切 换 时 间 取 决 于 第 一 色谱 ; 


柱 ( 先 有 组 分 流出 的 福子 ) 中 被 分 
离 组 分 最 后 流出 的 时 间 和 第 二 色谱 柱 
后 有 级 分 流出 的 柱子 ) 中 被 分 离 组 
分 最 先 流出 的 时 间 ， 一 般 取 二 者 的 平 


均值 必 次 切换 时 间 转 换 连 粹 两 柱 的 新 
门 ， 亿 实现 色谱 柱 的 切换 功能 。 人 参见 
色谱 柱 切 搞 技 术 条 - 

HIA tangent incision meth- 


| od 用 手动 或 自动 积分 仪 测量 峰 面积 
， 时 所 采用 的 -种 近似 方法。 对 于 两 个 
| 不 能 完全 分 离 几 的 峰 面积 测定 ， 如 果 


WAM RHR AR (AES 
BEE), AE RR “A 
蜂 ” 的 形式 ， 可 采用 作 切 线 的 方法 


”将 小 峰 与 大 峰 分 制 开 〔 如 下 图 所 
未 )， 分别 积 分 得 到 两 峰 的 峰 面 积 。 


亲 电 试剂 electrophilic reagent 指 
在 有 机 化 党 反应 中 容易 攻击 反应 物 电 
FARBER AAR. A 
2, 订 电 试剂 是 指 容易 从 反应 物 夺取 
电子 ,或 共享 电子 进行 反应 的 一 类 试 
A. Re. SUA, APSR 
ial, fan, [FeC( CN), ，SnCl ， 
ALO, 等 氧化 剂 , 硝化 试剂 中 的 
NOS , HŢņO0*, GH;N* =N, A, 
硫酸 等 均 为 亲 电 试剂 。 

亲 硅 醇 基 效应 silanophilic interac- 
tion ” 指 极 性 盗 质 在 硅胶 基质 固定 相 
二 办 静电 作 必 或 氢 键 作用 而 与 奸 胶 表 
面 残 余 硅 醇 基 发 生 相 互 作用 的 现象 
尽 稼 淤 质 与 功能 基 团 的 作用 是 让 要 
的 ， 担 亲 硅 醇 基 获 应 对 氢 性 沙 质 的 保 
留 往往 产生 不 可 忽略 的 影响 。 
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REMi affinity chromatogra- 
以 共 价 键 将 其 有 生物 活性 的 配 
tzik CHUA. GBS, Hii, BORA) 
so BRE RE a 【载体 ) 上 
ERER, PIAA ath At F 
SEF ob a Aime A E/E APEC AS 


phy 


PANER aS FF EAT De 


FR. KAEN RAT Sk 
物 活性 物质 的 分 离 与 制备 。 

ARA nucleophiles 
MET (lewis) Fie. 在 机 化 学 中 ， 
常 将 那些 能 提供 电子 的 Lewis 碱 ， 反 
应 中 可 提供 -对 电 于 给 右 原 子 而 形成 
共 价 键 的 有 机 这 剂 称 ,为 亲 接 试剂 . 

MIT hydrogen lamp AR 
乞 体 放 电灯 ， 上 主要 用 二 紫外 区 ， 可 担 
供 185 ~440nm 范围 内 很 强 的 紫外 连 
SCN. STAG SULT Oo SE: 
取决 于 充 氨 压力 灯 壳 材料 及 其 电气 
SWS. FROM AD, STA 
作为 紫外 -是 见 分 光 光 度 订 中 的 紫外 
光源 ， 也 可 由 作 原 子 吸收 分 光 光 度 计 
中 的 扣 缘 景 光源 {但 日 前 更 常用 强 
度 更 高 、 稳 定性 更 好 的 所 灯 )， 

ME hydrogen electrode JH 
APRA ABE RAHAS AHA 
PPT BAS AA 
4s Be EEE FATE a. EE BE 
附 氧 气 。 电 极 上 的 反应 


. l ~ 
Ht te ety, (4 
te 7 H(t) 


Ep =E? +80), . 

H H +p SPa 
FAR, a, ARR T AATE; 
Pu 表示 溶液 上 氨 气 的 分 压 ; 上 为 法 


Hk E- 


拉 第 常数 ; 员 为 气体 常数 ; 了 为 热力 
FRE. SA eee 
氮气 分 压 的 函数 ， 央 此 含 氨 电 极 电池 
的 电动 势 , 通 党 是 要 校正 到 
101325kPa {760mmHg) 氢 的 分 压 。 


| 如 果 氢 电极 是 电池 的 负极 〈 在 pH 值 


测定 中 氨 电 极 总 是 负极 )， 电池 的 电 
动 换 是 随和 氮 分 压 增加 调 增 加 的 ， 所 以 
校正 值 且 加 到 所 观察 到 的 电动 热 上 。 
学 电极 除 在 水 溶液 中 使 用 外 .还 可 用 
FORRIT, Æ PEERAA RE 
使 用 ， (1) 深 液 中 含 氧化 剂 好 O. 
CrO. Fet: (2) 蒂 滚 中 含 在 电极 
表面 上 被 还 不 析 出 的 金属 如 Ag, He, 
Cu, Ph, Cd, Tl RAMEY 
Gioia. RES; (3) SRE 


| AANER CN - 省 、 硫 的 化 合 物 ， 
| BAR, BARS. 


Sie AEE hydride generation; 
HG 原子 光谱 法 中 的 - -种 重要 的 进 
样 方法 。 它 利用 化 学 或 电化 学 还 原 法 


| RMR EW AE ID, RG 
| 引信 到 原子 化 器 中 、 用 原子 光谱 法 检 
WORK. CARA, ED 


发 生 过 程 中 ， 分 析 元 素 与 基体 元 素 分 
eR, A RRS 
FREER AIA PAE. ERIA ATE 
He ARRAS GID RR, 进 样 效率 高 ， 基 
Aim KAR: 基于 分 析 元 素 不 同 
价 态 和 形态 的 所 化 物 发 生 行为 的 差 
蜡 ， 可 分 别 分 析 元 素 的 不 同 价 态 和 形 
T: 发 生 氢 化 物 最 广泛 使 用 的 还 原 剂 
ABR HCA A Se. ER 
Ge. Sn, Ph, As. Sb, Bi, Se, Te, 
In, Th RM. ARS STIG 
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素 所 用 的 原 了 省 谱 方 法 不 同 ， 相 应 有 
氢化 物 发 生 -原子 暖 收 光 谱 法 .氢化 
WES APRA, Bite 
发 生 - 原 了 荧光 光谱 法 。 

Swe es hydride generator 
用 来 发 生 Ge, Sn, Ph, As, Sb, Bi, 
Se, Te, In, T FAREA Sew 
装置 。 它 有 站 种 基本 类 型 : 间断 式 发 
‘kay, FREED SNARES, RAEN A 
Ae ae ES, Bl 
发 生 法 条 。 

氧化 物 发 生 - 原 子 吸 收 光 谱 法 
trydride absorption 
spectrometry: HG-AAS HAAHR 
生 法 进 样 。 原 子 吸 收 光 谱 法 检测 分 析 
元 素 的 一 种 原子 光谱 法 CHAD 
发 生 法 高 的 分 离 窗 集 效率 和 高 的 进 样 


generation-atomic 


效率 . 与 原子 级 收 光谱 法 高 的 检测 灵 
敏 度 和 专属 性 的 优点 结合 在 一 起 , A j 


有 很 高 的 灵敏 度 和 很 低 的 检 出 限 ， 上 可 
以 达到 ng 45 pg 级 。 能 有 效 地 用 来 测 
E Ge, Sn, Ph. As, Sb, Bi, Se, 
fe, In, Tng. 
BORA HT RHI ME hy- 
dride generation-atomic fluorescence 
spectrometry; HG-AFS 用 和 所 化 物 发 
生 法 进 样 ， 原 子 荧光 光谱 法 检测 俘 析 
TRASH. CH SIL 
健生 法 与 原子 荧 凡 光谱 法 的 优点 结合 
在 -- 起 ， 有 很 高 的 分 高 富 集 效率 和 进 
样 效率 ,很 高 的 灵敏 广 和 很 低 的 检 出 


行 多 元 素 测定 ,能 有 将 地 用 来 测定 
Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Se. Te, 
In, Tl 等 元 索 。 


SAC BF ESR flame ioni- 
zation detector; FID 女 称 火焰 电离 
Rae. SAR RTI h 
嘴 、 点 火线 图 、 极 化 极 、 收 集 极 等 构 
成 。 它 的 工作 原理 是 ， 当 和 氨 气 和 空气 
混合 进入 喷嘴 经 点 火 形成 拨 火 焰 时 ， 
利用 有 机 化 合 物 在 氢 火 焰 中 发 后 化学 


， 电 离 产生 含 单 碳 的 正 离子 (离子 化 


效率 为 10 “) ， 其 形成 的 离子 流 由 收 
集 极 收集 ,和 由 经 放 太 和 高 电阻 后 ， 将 
电流 信号 变 成 电压 信号 输出 ， 经 记录 


i (ICRA, BKB RAL 


ABERA SE EAA, LA 
HEA LANH FERAT H 
成 比例 。 氧 火焰 检测 器 灵敏 度 高 ， 最 
小 检测 节约 为 0-"g， 线 性 范围 宽 ， 
约 达 10’ ~ 10*。 为 保持 FID 良好 的 
性 能 、 所 用 的 气体 都 必须 是 纯净 的 ， 
BURE BE AB eK 

氢 键 相互 作用 力 hydrogen bound 
一 种 重要 的 分 子 间 
AREA. AT PERF Seth 
性 大 的 原子 X 成 键 时 ， 还 可 以 吸引 
只 一 个 电 负 性 太 的 原子 Y C¥ 与 X 可 
以 在 同一 分 子 内 ， 也 可 在 不 同 分 子 
WW), ERAH: 一 X 一 H…Y 一 ， 式 
中 … 尼 表 氧 键 。 在 一 X 一 H… YY 一 中 ， 
X—H 是 共 价 键 - 但 当 X 的 电 负 手 较 
大 时 ，X 强烈 吸引 氢 原 子 核 外 电子 
云 ， 使 气 核 几乎 成 为 裸露 状态 。 氢 


interaction force 


E 好 质 子 ,半径 相当 小 
腿 ， 工 作 则 线 动态 范围 帘 ， 能 同时 进 | 


(0.030m}, HAAR, SAH 


| 性 较 大 的 站 原子 产生 较 强 的 静电 相 


互 作 用 ， 从 而 形成 氨 键 。 氢 键 的 强 弱 


- FX, YR PRBAEADAR, A 
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MERA, PRM ABR. UES, 
ARBRE X, Y PT KIA, 


半径 越 小 ， 越 易 接 近 氧 核 ， 形 成 的 氨 


RRE., X.Y PF PEE PLN, 
OFT. JO Ua -F E frk, 
半径 较 小 ， 因 而 一 F 一 H:"…f 一 是 最 强 
HA. AREAL PEATE ES A 
Ree ARIE AS A HEE 
SBIR Sew hydrogen 
bond and its chemical shift {pA t 4} 
子 内 或 分 子 问 ， 当 含 气 的 其 团 周 转 能 


形成 形式 为 X 一 HH 的 键 合 ， 这 里 


TRIE, BNR. XAY 
EEH WEHA. Fiep r 


子 , 如 F、N、0 等 。 有 时 其 至 是 电 


贫 性 大 的 基 团 。 气 键 质 子 化 学 位 移 受 
X, TY 性 质 影 响 很 大 ， 强 氮 键 中 时 与 
YARE E TE., AE a AE 
EFSER. Am iu AT 
EMRE HEA. TER REM 


F, PASI ARO AS | 


性 作用 的 影响 更 大 。 如 氯仿 与 芋 分 子 
ERRBES CLCH CH. 氯仿 
FEAR PAS SAL r ERRER, WE 
FURR ERAS Ames 
#1 0.9, 

清洁 技术 clean technologies 能 
保证 清洁 生产 的 所 有 工艺 各 过程。 

清洁 生产 
环境 署 关 于 清洁 和 后 产 的 定义 是 : “请 
洁 生 产 是 指 将 综合 预防 的 环境 战略 持 


clean produce 


续 应 用 于 生产 过 程 和 成 品 中 ,以 便 减 | 


作对 人 类 和 环境 前 风险 .” 对 生产 过 


程 ， 清 洁 生 产 意味 着 节约 原材料 和 能 | 
i 此 对 仪器 的 分 辨 本领 影 响 最 大 。 


W. BGAN AROS. AEE ate 


合 国 | 


中 排 让 废物 之 前 减 降 废物 的 数量 和 毒 
性 ; 对 于 成 品 ， 清 洁 生 产 意 味 着 减 降 
产品 从 原材料 使 用 到 最 终 处 置 的 整个 
Ap tr Fe FE A 

WB cyanogen band 光谱 定性 分 


me cir mere 
RH, Seay Crea a 


CCN) 被 激发 而 发 射 的 带 状 分 子 


' JC. WWE, HARE 
| 358. 39 ~ 421. 60nm 之 间 ， 对 光谱 测 


€ H T TR. WA fl fe 358.39 ~ 
421. 60nm 范围 内 进行 潜 线 分 析 时 ， 
H TR SAF ASF Pid OL, AFR 
RA BRN SHA STAR 
和 进行 激发 ,或 者 证 试 样 中 加 入 稚 电 
离 电位 元 素 的 物质 降低 应 温 ， 抑 制 生 
HARE BF à 
WBA cyano-bonded phase 

在 硅胶 基质 表面 键 合 上 上 拍 烷 基 作 功能 
屋 的 色谱 固定 相 。 如 将 7 A E 
BERR B-A L Mabe S SFL AEM NY 
BOAT ATER A E - 层 ( 单 分 
TE) AARRM AE. MEWS 
键 接受 体 ， 上 其 有 中 等 极 性 ， 与 硅胶 的 
色谱 选择 性 类 似 ,， 但 比 硅 胶 保 留 值 


| 你。 和气 基 键 合 相 可 用 作 正 想 色 谱 和 和 反 


相 色 谱 的 辕 定 相 。 

BRE spherical aberration hFE 
于 透镜 中 心 区 域 和 边缘 区 域 对 电子 会 
聚 能 力 不 同 而 产生 的 像 差 。 远 轴 电 子 
A Rt BS BRT Ot Se 
Bie, CLARA AA REA S EO 
E. 而 在 像 平 面 上 物 点 的 剧变 成 了 -- 
TEREA. AT RRA REE. A 
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球 对 称 模型 计算 法 
el calculation 也 称 球 对 称 平 艾 近 其 . 
是 理论 计算 电子 白 旋 向 波 包 络 线 调制 
CESEEM) 谐 的 一 种 方法 .对 于 无 规 
In th A, AN TP SHR HE 
MERRE OE, {A a ay 
HRY, Be ike NT FR IL Sp fe ES 
BA RAEI E, eA GI A pE l 
ie FA) la IB n AERA 

eco 
[de] Eaton singa) 
RE Ena o PORE E l RE E T 
Ak, HH de iA Heo EAE AI 
AMAR). BR. ¢ MARES 
常数 等 ESR SAKR. HER 
PERT. Pate : AHA. 0, g 
HEW IG EE SORE], R TRE 
PEAK AY Hi iy. 

球面 反射 镜 spherical mirror T. 
作 面 形状 为 球面 的 反射 镜 ， 可 以 是 爹 
属 制 成 的 ， 也 可 以 用 坡 璃 磨 出 球面 作 
基底 燕 镀 上 反射 膜 制 成 。 球 面 锁 可 以 
使 投射 到 其 上 的 光束 会 聚 或 发 散 ， 完 
成 光学 系统 中 的 票 光 、 上 成 像 或 准 直 作 
用 。 四 球面 反射 镑 是 最 常用 的 ， 特 殊 
的 场合 也 用 凸 球 面 反射 镜 ， 球 面 反 射 
镜 央 为 球面 研磨 、 抛 光 最 方便 ， 所 以 
价 廉 ， 但 球 库 镜 像 差 较 大 ， 在 成 像 要 
求 较 高 时 就 得 采用 非 球面 反射 镜 。 

BK fa Fe GE MS HBR spherical de- 


flector analyzer; SDA RRL (FE RUBE : 
-种 ， 是 色散 型 能 和 量 分 析 : 


量 分 怕 器 的 


器 。 由 内 外 两 个 同心 的 球面 组 成 ， 在 


spherical mod- : BRITE} DHE, ARE 


传输 特性 好 的 特点 ， 它 在 能 量 分析 中 
得 全 了 广泛 的 运用 ,日 前 的 XPS if 
仪 ， 普 遍 采 用 球 偏 转 能 重 分 析 回 。 
球状 冠 贾 ”spherand “类 通过 本 
气 原 子 配 位 结合 金属 离子 等 客体 ， 人 后 
ERREA Oe ae E 
REMUS RAR IEA, mE 


” 所 示 。 冠 栈 在 结合 金属 离子 形成 络 合 
| 物 前 其 空洞 不 明星， 而 球状 冠 醋 具 有 


山 氧 诛 子 的 孤 对 电子 围 成 的 空洞 ， 可 
以 收纳 球状 单 原子 离子 一 类 的 客体 ， 
共 空 洞 非 常 坚 同 。 下 图 中 所 示 的 球状 
TEREX Ti 和 Na' 具有 特异 识别 性 能 。 


区 分 效应 differentiating effect X 
称 分 辨 效应 . 参见 分 辨 效应 条 。 

区 分 性 溶剂 differentiating solvent 
ARTHAS ERIWER. 

KAA H interval estimation 根据 
来 自 寺 总 体 的 样本 值 ,在 一 定 填 信 水 平 
上 构造 出 适当 的 区 间 ,以 表征 总 体 的 分 
布 参数 或 参数 的 函数 的 真 值 所 处 的 范 
H- 所 构造 出 的 区 间 , 称 为 置信 区 疗 。 
如 对 来 自 王 态 总 体 N, a”) 的 一 个 样 
本 进行 测定 、 测 得 的 平均 值 为 x*， 标 淮 
偏差 为 4， 由 此 估 诗 总 体 平均 值 e 所 处 
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的 范围 六 = 和 + 向， 式 中 二 是 车 信 系 数 ， 
区 域 扩 展 
扩张 。 它 是 样品 组 分 在 色谱 柱 内 运动 


时 由 于 各 种 内 素 引 起 谱 带 变 宽 的 现象 。 


RAR MARA wi a. 4 
了 扩散 、 气 相传 质 阻 为 、 液 相传 质 阻 
力 、 管 壁 效 点 、 进 翌 速 度 过 慢 或 进 样 
其 过 大 等 。 区 域 扩 展 的 结果 是 使 峰 形 
变 差 、 aR SLARI RA, 


分 子 扩散 条 ， 气 相传 质 阻力 条 . WE, 
即 是 区 组 因素 ， 酸 度 是 控制 因素。 


RAR, Rw. 

RAEE zone melt-out ”基于 刚 淮 
SEMA He mi a HAE 
PEME Bs] x BAT” 
AR., AAS WM EAEE A ek EK ae 
连续 地 按 -- 个 方向 慢 慢 沿 着 棒状 样品 
定向 移动 ， 使 杂质 富 集 于 样品 末端 或 
起 始 端 ， 从 而 实现 杂质 分 离 的 方法 。 
这 种 技术 可 用 于 高 纯 烤 料 的 纯化 和 疹 
旺 无 机 元 素 的 语 集 。 


区 组 bok 和 想 据 区 组 因素 将 试 骏 | 


SSUES. NTA] A= EE 


差异 较 太 ,区 组 内 的 条 忻 比 较 . - 致 或 ; 
相近 ， 这 种 将 省 比较 的 因素 水 平 设置 | 


在 条 件 比 较 一 化 或 相近 的 区 组 内 进行 
考察 ， 以 碱 小 试验 误差 能 提高 试验 精 
度 的 原则 ， 称 为 局 部 控制 。 局 部 控制 、 
试验 安排 随机 化 和 进行 重复 实验 是 英 
国生 物 统计 学 家 费 黑 尔 (R A Fisher) 
提出 的 试验 设计 的 三 条 基本 原则 。 

区 组 因素 ”block factor 在 试验 中 其 
效 庙会 混 消 和 影响 控制 因素 效应 . 但 
又 不 需要 进行 考察 的 只 是 用 来 将 试验 
对 象 分 组 的 因素 .如 儿 个 人 进行 协同 
试验 ， 研 究 酸 应 对 灵敏 永和 检 出 限 的 


zone spreading 又 称 区 域 | 


影响 ,分别 在 沾 同 仪器 上 进行 实验 ， 
得 到 不 同 的 结果 ， 这 可 能 是 酸度 的 效 
应 ， 也 可 能 是 由 于 不 同人 使 用 的 不 同 
仪器 的 性 能 的 影响 ， 两 种 效应 混杂 在 
一 起 ,无 法 对 酸度 是 党 对 灵敏 度 和 检 
出 限 有 影响 敌 出 结论 。 在 设计 试验 时 ， 
昌 然 不 考察 人 和 仪器 的 影响 ,但 在 安 
排 试 验 时 仍 将 共 当 作 一 个 因素 对 待 ， 
EF AGED. 都 安排 不 同 酸度 试 
验 ， 以 提高 试验 精 遮 。 在 这 里 .仪器 


HEE curve fitting 研究 变量 之 
间 的 相关 关系 时 ， 根 据 一 组 离散 的 实 


| 答 点 的 分 布 特点 ， 选 择 适 当 妆 数 的 连 
， 续 曲线 拟 合 这 一 组 实验 点 ， 以 尽 可 能 


完善 地 表示 被 描述 的 变量 之 间 的 英 系 。 
所 氢 人 的 曲线 在 统计 上 是 次 有 意义 ， 
可 用 相关 系数 进行 统计 检验 。 

曲线 平滑 curve smoothing 将 不 平 
滑 的 曲线 通过 曲 钱 拟 合 变 为 主 滑 
的 曲线 ， 

趋 肤 效应 ”skin effect JEM RR 
流 电流 或 交 变 电磁 场 通 过 导体 时 ， 由 
于 电磁 感应 作用 引起 的 高 频 电流 密度 
RREA EE FRADE THS 
4H, RRE RRA, SL 
HERRA. HE RIT ee h 
在 导体 内 部 ， 而 是 集中 在 导体 表层 ， 
代 而 导数 高 频 电 流 或 电磁 场 被 局 限 在 
PR TA GEE A PA 
P. ARAMETE SHF RH 
BAR TARE AK. HERA, 
BRM Re. E yi A Bee 
度 从 导体 表面 随 着 深度 的 增加 而 迅 
PRR. 1E ei he E e a 
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值 的 lve (442.718) 时 ， 该 处 的 深 
度 称 为 趋 肤 厚度 《skin depth). 
取代 基 的 加 和 性 
stituted groups Sb IHL Taat 
定 了 化 合 物 分 了 中 该 楼 的 化 学 位 称 值 
AU. ABMS SER. CE 
Bite NE TSA, 
UR SORT ER. A 
学 键 相 连接 的 其 团 、 其 至 距离 较 远 但 
空间 相关 的 核 等 不 同 密度 不 同方 向 电 
子 云 影 响 的 综合 结果 :只要 将 备 种 因 


additivity of sub- 


核 的 化 学 佼 移 。 各 种 取代 基 在 不 癌 化 
合 物 分 子 中 都 在 类似 的 形 响 ， 称 这 种 


则 ， 人 和 们 总 结 岂 许 多 经 验 公式 能 很 好 
地 估算 或 预测 基 些 核 的 化学 位 称 或 谱 
WE GT ie 

取向 衬 庆 onentation contrast 由 
于 单 咒 样 总 中 存在 着 锻 嵌 结构 而 在 
XPABWME LRA BE. SA 
射 的 X 射线 接近 于 严格 单 色 和 平行 
BY, ADE ASR Bae eC ie 
块 ) 只 有 很 小 的 取向 差 ， 也 不 能 同 
时 满足 布拉格 反射 条 件 ， 因 而 会 在 
EREEREER E. RHE 
REJE He TI SUAE JZ Be ih BE Aa FE in F BY 
AH 

取向 函数 ”tropism function 红外 
光谱 常用 取向 函数 来 表征 高 分 子 链 的 
取向 程度 HER ih] oR E A A B A 
PAH el SER T 


子 的 百分数 。 EEC EEE R 
与 取向 函数 的 关系 为 


fcos a + Lup 
Pein Dae 
Tlp, z l 

yin w+- 


| 测定 高 分 子 样品 中 不 同 的 结构 谱 带 ， 
: 如 侧 链 、 主 链 、 非 晶 区 、 晶 区 的 二 向 


| Beek. 可 了 解 其 结构 的 取向 状态 和 


| 高 聚 物 在 形变 时 分 子 结构 变化 的 全 


狐 。 济 定 生 物 膜 或 生化 反应 时 生物 大 
分 子 各 官能 团 的 取向 函数 ， 从 而 获得 
生命 过 程 中 各 生物 物质 的 功能 及 生化 


Z > 反应 的 过 程 。 
素 简 单 地 加 和 处 理 即 可 较 好 地 推测 某 i 


取样 杯 sampling cup 又 称 Delves 
杯 ， 为 忽 制 小 杯 。 取 约 i00p 的 试 样 


| FOR AGES, PDE EAT RR 


性 质 为 取代 基 的 加 和 性 。 根据 此 原 ， 后 ,将 其 放 入 原子 吸收 分 光 光度 计 的 


空气 - 乙 燃 火焰 内 ， 在 火焰 加 热 下 蒜 


| 发 试 样 ， 在 光路 鞋 虱 有 石英 吸收 管 。 


试 样 原子 化 后 ， 从 锦标 通过 石英 管 底 
部 的 小 孔 进 人 吸收 管 中 ， 因 而 延长 了 
试 样 原 了 在 光路 上 的 停留 时 间 ， 相 应 
Hi ST RE. 取样 杯 适 于 快速 测 
定 血 中 的 铅 ， 及 其 他 易 挥发 的 元 紊 。 
此 法 灵敏 度 较 取样 舟 高 ， 供 缺点 是 十 
扰 多 ， 且 因 镍 杯 不 耐酸 ， 因 此 当 测 定 
酸性 样品 时 ， 需 用 兢 中 和 。 每 个 镍 本 
测定 40 ~50 次 后 带 更 换 。 

取样 定理 ”acquisition theorem {E 
一 个 正 避 函数 ， 在 其 一 个 周期 内 必须 
鞋 少 要 采集 两 个 点 才能 正确 描述 它 而 
不 失真 ， 称 为 取样 定理 。 通 常 以 等 间 
涌 时 和 间 来 采集 自 出 感应 衰减 (FID) 


| 88, 取 一 个 点 的 时 间 ， 称 为 取样 间 
百分数 。(1 -f) 为 完全 不 取向 高 分 


Biin (dwell tme) 。 频 率 范围 为 上 4 的 
G, MAREM ar A, MERE 
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SPR MKS 2A. PR BH 
Nyquist 频率 ， 
取样 间 踊 


FEP., W at ak iC oe eh Mi AY aT 
间 间 隔 。 

KERE sampling depth 表面 分 
析 中 对 样品 表面 屋 的 分 析 深 度 。X 射 
线 光 电子 能 谱 的 采样 谋 度 与 光电 子 的 


能 量 和 材料 的 性 质 有 关 。-- 般 定义 X ， 
射线 光电 子 能 谱 的 采样 深度 为 光电 子 | 


非 弹性 平均 自由 程 的 3 倍 。 根据 非 漳 


性 平均 自由 黎 的 数据 可 以 大 致 估计 各 i 


种 材料 的 采样 深度 ， 一 般 对 于 金属 样 
wA 0S ~ 2nm， 对 于 -万 机 化 侣 牺 为 
1 -3nm， 人 而 对 于 有 机 物 则 为 3 ~ 


1l0nm。 通 常 取样 深度 可 以 通过 改变 i 


Bi aT Et fe] A ck E AY FA Dy ak 
来 改变 。 

取样 时 间 sampling time fe He FF 
BRR. PRR RM 
法 中 ， 取 样 呵 隔 的 持续 冉 间 。 

取样 舟 sampling boat AM 
SR BRR. SRR EA 
舟 中 ,将 其 靠近 空气 - 乙 块 火炮 干燥 
fi. MERE FEA- Ik p 
ae FACS EIT. EE REM 
EREEREER, MH. m. 


M EN eee | 


RTRS. CHARS, BH 
检 出 限 较 取 样 杯 好 。 乌 丹 能 耐酸 ， 人 得 
长 时 间 在 火 炊 中 使 用 ， 会 逐 产 氢化 而 


改变 性 能 ， 以 臻 降低 灵敏度 。 因 此 每 | 


个 银 舟 测定 20 ~ 50 次 后 需 更 换 ， 
FBT — depassivation 


sampling interval 在 取 | 
Es. ARTE Ae 


处 于 钝 化 | 


T 


SNS PRA LRM 
aR. ERAS Sik. gA 
速度 的 增加 过 程 。 

tiei depolarized electrode 
电极 的 面积 很 大 ， 电 解 时 电流 密度 很 
小 ， 不 易 出 现 波 差 极 化 ， 电 械 电 位 是 
恒定 的 电极 ， 

HBR depolarizer 能 在 电极 上 
发 生 氧化 反应 或 还 原 反 应 ， 使 电极 电 
势 维持 在 其 平衡 值 附 近 的 物质 ,发生 
阴 根 反应 的 物质 叫 阴 极 去 极 剂 ， 发 生 
阴极 反应 的 物质 叫 阳 极 去 极 剂 。 

A Fk deionized water AL 
了 交换 分 离 等 技术 去 除了 离子 性 物质 
的 纯 水 - 离子 色谱 中 配制 统 动 相 和 样 
品 都 要 用 去 离子 水 ， 以 避免 水 中 所 音 
离子 性 成 分 干扰 被 测 离 子 的 分 离 
与 检测 。 

去 看 方式 ”decoupling mode A 
的 核 可 以 是 观测 核 的 同 {种 ) HE, 
也 可 以 是 异 《 种 ) 核 ， 因 此 可 分 为 
HASRARAER. KERN 
RAR. IRA, WHEE 


| FR. TRAR. Re CR) TBE. 


RRA ARS A, KALBA 
有 着 不 同 效应 . 许多 情况 下 ， 去 耦 是 
将 自 旋 耦合 出 现 的 多 重 线 合 并 为 单 
线 ， 不 仅 简 化 了 图 谱 ， 而 且 大 大 六 加 
WR GEE, AIT BR” RS 
AE MOR E te cK 
R. 确定 耦合 常数 的 相对 符号 ， 产 生 
HERRER (NOE) 效应 从 而 
确定 分 子 结构 。 


去 溶 desolvation WEAR. M 
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FERN ARE A SP 
RPA BATE, TABT RA 


光谱 分 析 中 ， 使 用 预 混 全 型 雾 化 器 | 
| 无 机 物 {如 NaOH, NaCl, Na,SO,). 


时 ， 去 溢 效 果 依赖 于 气 湾 胶 的 粒度 、 
ERTEM. KEME Sg AS E 
RES. AERA AATRE, 
AARE A EAE d E F E 
W, RADA, AV) SOR 
REA FAB Nt RS AE HH ak E 
Te A. HEA K eS A J 
E: BME ACH) SOR A AE ESE 
A, RRR, MARTI 
收 信号 作出 资 献 。 

去 少 剂 系统 


solvent removal system 


在 ICP ERE thes, RR SE 
”分 析 者 或 分 析 实验 室 对 监测 结果 的 自 


后 ， 可 采用 去 溶剂 方式 将 气 深 胶 引入 
等 离子 炬 .去 溶 装置 包括 加 热管 及 冷 
此 管 , 在 加 热管 中 (200 ~ 3007) 
He aR ER BOA, TEP RE 
He Pa ees a BSP, Ee 


ASR FR AUR RAT SR (水 | 


St) 大 大 减少 ， 

去 党 作用 solvent removal effect 
Re FAH a Be BS DR eo BE EA 
剂 ， 以 大大 减少 喷 和 等 离子 炬 的 气 溶 
REPRE CK) Sat. RIM 
Rett, BHARR {分 散 相 为 液 
滴 、 分 散 介质 为 气体 ) 直接 引信 等 
离子 体 ， 会 使 培 炬 温 庆 降低， 分子 解 
离 不 完全 ，OH A TAER, FEM 
SR. MIR UE AP Re a ER El 
i. RHA RHR ARE 
ao, BOSE fh eee BEAR. SB Re BR 
ARS 

去 尾 剂 


tailing reducer 


又 称 减 尾 


| 剂 。 是 涂 溃 于 吸附 剂 表面 以 销 除 色谱 


HRN, 共有 高 沸点 的 有 机 物 
(如 气 - 液 色 谱 中 所 用 的 固定 液 ) 或 


EAH EMT, AREETA BS 
AAP. ee PAA Ee A A m ag 
PERJE. ERA Eg 
重 拖 尾 ， 降 低 了 分 离 效 能 。 去 尾 剂 的 
作用 是 覆盖 吸附 剂 表 夯 的 某 些 活性 中 
Uy, GEOR PY HE RES FERS THT, ak 


| 到 改善 峰 形 的 目的 。 


全 程序 质量 控制 ”all program con- 
trol of quality 对 环境 监测 的 全 部 程 
序 进行 质量 控制 ， 和 包括 内 部 质量 控制 
和 外 部 质量 控制 。 内 部 质量 控制 是 指 


REH: 外 部 质量 控制 则 由 属于 常规 
监测 外 的 有 经 验 的 人 人 员 采 用 如 分 发 标 
淮 物 压 进 行 考核 ， 以 判断 数据 的 可 靠 
性 ， 对 监测 质量 进行 独立 评价 。 
SMA tatal nitrogen analysis 
TEP BU AR AY 9 BLAS AS 


i 机 态 两 类 ， 其 中 能 被 植物 直接 吸收 利 


FAN AAS GSR IGA, 
而 绝 大 部 分 以 有 机 形态 存在 。 土 琅 中 
秘 素 的 总 贮 量 及 其 存在 状态 ， 与 作物 
的 产量 在 某 种 条 件 下 有 一 定 的 正 相 关 
关系 。 了 解 土 壤 全 氮 的 含量 ， 可 以 判 
Bp BEA A, Bae dT He ae a 
施 。 BRA A + SRE 
MLR EE. ob A Eg -i 
酸 消 化 法 、 高 握 酸 -硫酸 消化 法 ， 硒 
粉 -硫酸 H-H RAAE. of OR 
收 法 等 。 

SFL EER =o macre-reticular silica 
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gel 表面 布 满 大 而 深 的 扎 隙 的 拜 胶 
ORL FLO DE AE FT CE 10 ~ 100nm, 
ARGUE EA, WE 200 ~ 
500m’ + g ,但 传 质 阻力 较 大 ， 柱 效 
BHR. AEH SRR. BEAR, 
AREER R iS IH. 

S37 LHRH macro-reticular pac- 
king materil KÉ ATLERH, IR 
ER ERa A AFL CFL AR hs 
于 5nm) h, EBAKI (MAHA 
T 5nm, 其 至 达 数 十 nm) 的 填料 
常见 全 多孔 填料 有 硅胶 ,氧化 铝 、 老 
SLR. SILK. AMSA 
等 。 大 和 扎 的 存在 使 溶质 分 子 在 填料 粒 
子 内 的 扩散 速度 加 快 。 

Eam. AiE: 
mensional gas chromatography; C,D- 
GC KARIES. MAR Th 
VAPOR EE TER, 
相 色 谱 中 往往 是 采用 一 根 按 沸点 分 离 
的 色谱 柱 和 -- 根 按 极 作 分 离 的 色谱 
柱 ， 经 第 一 - 根 柱 分 亢 后 表 经 过 一 个 冷 
凝 再 燕 发 的 机 构 使 前 -支柱 分 离 出 来 
的 组 分 全 部 进 人 第 二 根 柱 进行 第 二 次 
分离 ， 组 分 从 第 二 根 柱 流出 进入 检测 
器 ， 经 计算 机 处 理 ， 以 上 往 的 保留 时 


comprehensive two-di- 


BASER, 2 柱 的 保留 时 间 为 横 坐 | 


标 ， 得 到 平面 二 维 色 谱 图 。 最 大 峰 容 
基 是 两 根 柱 峰 容 量 的 乘积 ， 分 离 效 能 
和 速度 都 得 到 很 大 的 提高 。 

全 反射 长 光路 毛细 管 分 光 光 度 法 


complete reflection long-pass spectro- 


photometry HAM KR ERE | 
HERE ST HT EAS -AARRE | 


析 技 术 。 该 法 可 使 用 长 至 数 十 米 的 毛 


细 管 吸收 池 ilong capillary eell， 简 
PRA LCC, QA 250um, K 25m 
或 50m AY mE BY AB PRE AS) Ot F et AE 
管 ) ATER R ak we ee RR 
微弱 的 吸收 ， 从 而 极 太 地 提高 了 分 析 
BY RE. oO, M 50m 的 毛细 管 
BUSSES BE, Fi Hg, T, Cu, P 
FARE RAE 2 x 10-7, - 
g -只 有 溶剂 的 折射 率 太 于 LCC 材 
料 的 折射 率 时 ， 才 能 在 LCC 中 实现 
光 的 全 反射 。 参 见 下 图 。 


i £=2,4,.10m,--- 


fo 螺旋 型 
O` 


Ł=25.50m,; > 
光 导 纤维 型 


长 光路 毛细 吸收 管 


ESN, 


(1) ABR 


(2) 螺旋 线 光 路 
长 光路 毛细 豚 收 等 中 的 反射 光路 


SRS X 射线 荧光 分 析 total re- 


flection X-ray fluorescence analysis; 


TXRF -RAEHAN KX HEE 
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切割 反射 全 


信号 分 析 与 记录 系统 


全 反射 X 射线 荧光 分 析 装 置 示意 图 


束 以 做 于 或 接近 于 全 反射 临界 前 投射 
到 反射 体 时 ， 产 生 全 反射 后 再 投射 到 
样品 ,激发 样品 中 被 分 析 元 素 产 生 特 
4EX PRR, REAR Si 
(Li) SR APR, ARETE 
的 定性 和 定量 分 析 。1971 年 由 
Y. Yoneda 种 T. Horiuchi 首先 提出 。 
本 方法 的 特点 是 : (1) Ree BRA, 
对 原子 序数 大 于 11 的 大 部 分 元 素 检 
出 限 可 达到 10-”~ 10-*g， 表 面 分 
棉 的 检 上 出 限 可 达 每 平方 厘米 
10° ~10" 原 子 ; (2) HERY, EE 
方便 ; (3) 试 样 用 量 少 ， 为 微 升 或 
微克 级 ; (4) 基体 效应 可 以 扰 略 ; 
(5) 应 用 范围 广 ， 可 测定 周期 表 中 
原子 序数 大 于 11 (Na) J92 (U) 
HAAR, ARIAS ~4 的 数 
BS, FASTA MRE, 
且 可 进行 表面 分 析 和 近 表 面 深 度 的 逐 
Eai. 缺点 晨 仪 器 价格 贵 。 本 法 应 
用 全 反射 原理 有 效 地 降低 了 射线 
的 本 底 ， 是 表面 超 痕 量 杂 质 分 析 的 有 


效 方 法 ， 它 在 环境 科学 、 海 洋 科 学 ， 
生物 科学 、 超 导 材 料 等 领域 中 部 有 很 


好 的 应 用 前 景 。 


全 分 析 bulk analysis 通常 是 指 
对 矿物 原料 多 种 组 分 的 分 析 。 指 为 
达到 某 种 使 用 要 求 ， 对 材料 样品 中 
多 种 元 素 或 多 种 组 分 的 测定 。 实 际 
操作 中 ， 多 为 材料 中 一 部 分 元 素 或 
组 成 的 分 析 ， 而 非 全 部 组 分 的 
分 析 。 

全 硅烷 化 去 消 complete silylaniza- 
tion deactivation -一 种 用 硅 氨 烷 去 活 
MAPE ER HMDS) HE 
璃 毛细 答 柱 进行 去 活 的 方法 。 全 硅烷 
化 去 活 的 方法 既 有 去 活 的 作用 ， 又 有 
改进 固定 液 湿润 性 的 作用 ， 是 一 种 广 
泛 使 用 的 毛 组 管制 作 技术 。 全 硅烷 化 
EMMAS EARE, HA 
X, SRR, RERI RH 


取决 于 所 用 色谱 柱 的 材料 和 固定 
相 种 类 。 

EREEREER fll ma 
trix least-squares refinement M tE tE 


构 测 定 中 ， 一 种 优化 结构 模型 的 最 小 
二 莱 计 算 方法 。 此 法 假定 每 个 最 体 结 
的 参数 〈 如 原子 的 坐标 参数 和 热 振 
动 参数 等 ) 的 变动 对 其 他 结构 参数 


| 的 影响 不 能 忽略 ， 必 须 对 所 有 结构 参 
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AERE OG. AR | 
Rik AG Be) SA, a: 
点 是 要 占用 大 其 的 计算 机 内 、 外 存 空 | 


间 和 计算 时 间 ; 优点 是 能 得 到 精确 的 
晶体 结构 。 所 以 ， 只 要 计算 机 能 满足 
要 求 ， 在 最 终 的 结 均 精 修 阶 段 都 会 采 
用 这 种 优化 计算 方法 。 

全 能 量 法 
测定 谱 线 的 绝对 党 度 时 ， 要 求 在 严格 
的 工作 条 件 下 把 -定量 的 试 样 烧 完 ， 
而 且 要 把 所 发 射 的 谱 线 强度 全 部 记录 


下 来 ， 才 能 得 到 比较 精确 的 分 析 结 | 


Re 这 种 把 试 样 全 部 烧 完 的 全 曝光 方 
法 称 为 全 燃烧 法 或 全 能 量 法 。 全 能 量 
法 的 优点 在 十 不 必 花 典 很 名 时 间 选 择 
内 标 元 素 。 但 是 ， 全 能 量 法 的 缺点 是 
无 法 消除 由 工作 条 件 变 化 和 试 样 成 分 
变化 所 引进 的 误差 。 国 此 ， 全 能 量 法 
KERELI TA., MRF 
必须 尽量 稳定 ,才能 减 小 分 析 结 果 的 
误差 。 如 果 全 能 量 法 结合 选用 内 标 ， 
可 以 获得 较为 满意 的 分 析 结 果 。 
+H it taal spectrum direct 
reading “(ALTE T i h E 
段 光谱 的 直 读 光谱 仪 。 如 Varian 4 
司 的 Vistar CCD, Thermo Solution 公 
司 的 IRIS 系列 和 PE 公司 的 Optima 
3000 为 分 段 式 直 讯 光谱仪 。PE 公司 
的 Optima 3000 结构 如 下 : 全 谱 直 读 
等 离子 体 发 射 光谱 仪 的 光源 发 出 的 光 
通过 了 两 个 曲面 反光 镜 聚 焦 于 人 射 狭 
锋 ， 人 射 光 经 抛物 面 准 间 镜 反 射 成 平 
行 光 ， MHAIRT GH EIEE Y 
方向 上 色散 ,再 经 另 -个 光栅 
(Schmidt AAN) 在 了 方向 上 进行 二 


total energy method 在 . 


次 色散 ， 使 光谱 分 析 线 全 部 色散 在 一 
个 平面 上 ， 并 经 反射 镜 反 射 进 人 面 凰 
型 CCD 检测 器 检测 。 由 于 该 CCD 是 
一 个 紫外 型 检测 器 ， 对 可 见 区 的 光谱 
不 敏感 . 内 此 ， 在 Schmidt 光栅 的 中 
央 开 一 个 扎 湘 ， 部 分 光线 穿 过 孔洞 后 
经 楼 镜 进 行 了 方向 一 次 色散 ， 然 后 经 
反射 镜 反 射 进 人 另 一 个 CCD 检测 器 
对 可 见 区 的 光谱 【400 ~ 780nm) 进 
行 检测 - 

全 球 环 境 监 测 global environment 
monitoring 42 BR PE BY A I A fade 
以 下 4 大 类 内 容 ， CL) 生态 监 
澳 一 一 全 球 土壤 和 植被 监测 、 水 资源 
监测 、 生 物 圈 监测 、 海 洋 生 物资 源 监 
测 ; (2) 污染 物 监 测 一 一 有 关 卫 生 
的 监测 、 有 关 气 候 的 观测 、 海 洋 监 
测 ; (3) 自然 灾害 监测 ; (4) 环境 
监测 的 研究 。 中 国 从 1978 年 开始 先 
后 参加 水 质 监 测 、 大 气 污染 监测 、 食 
蜗 和 动物 饲料 污染 检验 、 生 物 学 监测 
等 规划 ， 

全 球 坏 境 上 监测 系统 global environ- 
ment monitoring system; GEMS 是 联 
合 国 环境 规划 署 下 属 的 全 球 和 地 区 环 
境 检 测 的 协调 中 心 ， 简 称 GEMS, € 
系统 地 收集 、 分 析 和 评价 各 种 环境 状 
况 变 化 因素 的 数据 和 环境 在 时 间 和 空 
间 上 所 曾经 历 的 变化 情况 ， 但 不 直接 
承担 具体 的 监测 工作 ， 而 是 负责 协调 
国际 上 有 关 的 活动 。 它 向 环境 基金 提 
出 建议 ， 通 过 资金 的 分 配 促 进 监 测 活 
动 。 鉴 测 系统 支持 的 活动 主要 有 3 个 
方面 : 有 关 气 候 的 观测 ; 污染 物 远程 
迁移 的 监测 ; 有 关 人 体 健 康 的 监测 ， 


4 gauan 559 


陆地 本 更 新 资源 的 监测 ; 海洋 污染 状 | 
况 的 监测 。 我 国 从 1978 年 开始 参加 


全 去 耦 complete decoupling 
REEM WR RR 

ZAR ae 
cal graphite tube HEREDE 
To FERRERAS., SPER 
a. PBA, MERES, RE 
的 抗 化 学 腐蚀 性 能 ， 使 用 寿 合 长 ， 能 
减少 记 世 效 斋 和 改善 检 出 限 。 

EEH holographic grating 用 
BURA RUTT EBDE MAAE (ARAE 


E 指 


i) TZEEK, AHAI, Am | 
| SRR SB RR, 


RRR. MAR Pe CR 
ERD Bl st E ee A Be oe eK 
2400 R E). BAR SY (100mm x 
100mm 以 上 ) WAP RS. FLARE 
学 后 六 技术 和 全 息 照 相手 段 ， 将 高 单 
色 性 激光 产生 的 干涉 条 统 形 成 在 光 致 
抗 蚀 剂 上 ， 经 过 显影 、 定 影 、 复 制 等 
过 程 ， 也 可 制造 出 入射 光栅 ， 称 之 为 
全 妃 光 栅 ， 全 息 光 机 不 但 制造 时 完全 
如 开机 械 工 艺 雁 其 ， 理 沦 上 可 以 制造 
任意 大 尺寸 【已 有 lm x 1m)、 任 意 
高 密度 的 光栅 。 也 可 在 任意 曲面 上 制 
BAER MTC, RES 
SP A EE a AR Ee EB 
没有 由 周期 机械 误差 造成 的 电线、 站 
产 成 本 和 和 肯 价 低 等 关键 优点 ， 所 以 是 


现代 光谱 仪器 普遍 采用 的 色散 元 件 。 


HER, WAH. ARMS A 
RAM MS BR. LAMI 


FS SE ER BOUL EB) 


completely pyrolyti- | 


AUD Bae, Ame BC 
闪 条 性 和 集 光 效率 不 如 刻 划 光 栅 。 

全 相关 系数 ”total correlation coeffi- 
cient MARR RMAE ARR 
数 。 表 示 多 元 回归 分 析 中 国 变量 y 与 
AERES, a, 1, x, 整体 之 间 相 关 
程度 的 参数 。 它 个 能 确切 表征 y 与 每 
个 自 变 量 的 相关 程度 。 表 征 y 与 每 个 
自 变 量 的 相关 程度 需 用 偏 相关 系数 。 

全 消耗 型 燃烧 器 total consumption 
bumer 燃气 和 助燃 气 分 别 由 不 同 的 
TRE, RES Se EE 
PEARKE h O bE AURA LR — 
RE, Em. GOR h BR 
气 直 接 全 部 路 人 火焰 。 它 产生 的 炎 稳 


Betts, FRR R, RUA 
短 ， 喷 人 火焰 的 试 液 形成 的 都 珠 和 气 
溢 胶 粒度 分 布 范围 宽 ， 只 有 很 小 部 分 
细 粒 度 气 溶 胺 能 有 效 地 原子 化 ， 大 量 
的 大 粒度 的 等 珠 通 过 火焰 并 不 能 原子 
化 ， 对 火焰 有 强烈 的 冷却 效应 。 目 前 
在 火炮 光度 计 中 尚 使 用 这 种 燃烧 器 。 

2m ME blood viscosity de 
termination SRR E fe E h Ht Fi BE 
(pi. FE AM SRT We, 
AAS A A-SI AE 
的 毛细 玻璃 管 所 需 时 间 Ce) 与 同体 
积 生理 盐水 所 需 时 间 (1.) 的 比值 。 
增高 表示 血液 恭 度 增加 或 旦 高效 
状态 。 

全 自动 比 色 分 析 锣 completely 
automatic colorimetric analyzer 在 有 
CRR. WAER ARH ERE 
素 的 织 法 冶金 中 ， 需 要 控制 工艺 流程 
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PRR, PORR., PR BERRA Be 
FRPR. 在 现场 用 全 自动 
比 色 分 析 器 及 时 地 对 样品 进行 分 析 ， 
对 控制 工艺 过 程 和 提高 金属 的 提取 效 
率 有 十 分 重要 的 意义。 用 于 湿 法 治 金 
的 全 自动 化 比 色 分 析 器 上 下 要 形式 有 二 
种 ， 妈 阁 砍 式 程序 分 析 器 、 连 续 流 动 
分 析 嚣 【 即 比 例 泵 型 自动 分 析 器 ) 
和 流动 注射 自动 分 析 器 。 

E Ab weighted function 
treatment MFR MARAE, SR 
FR 7S Be iT, ORE a A RE 
mM (FID) (AS ABA ARE 
处 理 。 可 对 它 作 一 种 或 风 种 数学 处 
理 ， 如 乘 以 基 种 丽 数 、 称 去 某 些 点 、 
添加 某 些 点 ， 甩 的 是 提高 信 品 比 ， 故 
BS, BAO. ah EAH Z 
质 峰 和 畸变 峰 等 。 窗 函数 可 根据 实验 
者 的 需要 设计 。 

权威 方法 definitive methode 在 
用 于 测量 有 关 景 值 的 所 有 方法 中 ,已 
经 消除 了 系统 误差 或 将 系统 误差 控制 
在 相对 于 随机 误差 可 以 把 略 不 计 的 水 
平 、 淮 确 度 最 高 的 测量 方法 。 可 直接 
用 权威 方法 进行 高 准确 度 的 测量 ， 对 
标准 物质 定 什 和 评价 其 他 方法 的 
准确 度 。 

权重 系数 法 method of weight coef- 
ficient 在 确定 的 工作 条 件 下 ， 某 元 
素 的 基 一 根 谱 线 的 权重 系数 为 一 常 


数 。 通 过 事先 对 标 样 的 试验 ， 可 以 确 | 


定 各 个 待 测 元 素 的 分 析 线 的 权重 系 
数 。 在 分 析 试 样 时 ， 不 必 再 摄 标 样 光 


谱 ， 只 需 测 出 试 样 光谱 中 各 元 素 分 析 


线 的 相对 强度 ， 就 可 利用 事先 已 经 确 


定 的 权重 系数 计算 出 各 元 素 的 相对 含 
量 ， 这 种 方法 称 为 权重 系数 法 。 这 个 


， 方法 呈 对 试 样 和 标 样 的 类 型 和 形状 不 


要 求 一 致 ， 但 样品 的 化 学 成 分 和 物理 
结构 对 谱 线 强度 的 影响 仍然 是 不 可 避 
免 的 。 网 时 ， 这 个 方 靶 要 求 严格 控制 
LRH, SAMS ARAM 
差 。 此 外 ， 在 激光 微波 等 离子 体 中 ， 


| 全 部 元 京 是 相互 有 关 的 ， 因 而 权重 系 


数 法 不 便于 测定 试 样 中 单个 元 素 的 含 
量 ， 只 有 对 试 样 进行 全 分 析 才 能 提供 
有 意 文 的 结果 。 假 如 没有 对 试 样 中 全 
部 元 素 进行 调 定 ， 那 么 分 析 结 果 的 误 


BREA. 
缺 级 order absence 光栅 光谱 的 
形成 是 单 链 入 射 和 多 细 干涉 的 联合 作 


AR, SPW RAAB aS F 
选 条 纹 就 是 各 波长 的 谱 线 ， 但 这 些 谱 
线 的 强度 峰值 还 要 受到 单 颖 衔 射 花样 
的 调制 。 在 单 幼 入 射 花样 强度 为 零 的 
某 些 特殊 点 ， 即 使 干涉 条 纹 仍 有 一 定 
的 强度 也 会 被 调制 为 零 ， 这 条 谱 线 将 
不 可 能 山 现 ， 这 种 现象 称 为 光栅 缺 
级 ， 在 光谱 学 研究 和 分 析 工 作 中 会 产 
生 影响 。 
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燃料 电池 fuel cell 一 种 可 以 连 
续 工 作 ， 能 使 兢 料 与 氧化 剂 起 化 学 反 


应 时 的 化 学 能 直接 转变 为 电能 的 装 ， 
| ASB. EREA AROSE. BR 


H. 网 料 电 袖 的 特点 十: C1) ER., 
PgR TLE AS COR. Ik, 
铁 、 氧 化 铁 等 ) 制 成 ,电解 质 可 用 
酸 、 碱 洲 液 ， 塔 融 的 碳 酿 趟 或 金属 氧 
化 物 ; (2) 电极 的 反应 物 寺 《提供 
化 学 能 的 燃料 和 氧化剂) 储存 在 电 
池 的 外 部 ， 可 以 根据 需要 连续 加 入 ， 
产物 随时 排出 BRAS TIAA 
消耗 、 无 变化 ; (3) 它 是 一 种 恒温 
MBE BPS He St Re ERM 
PAY Fl il, 能量 利用 率 可 以 高 达 


80% 以 上 。 燃料 电池 可 供 发 电 、 宇 | 


航 、 环 保 以 至 大 工 心 脏 的 动能 之 用 。 
燃烧 鉴别 试验 combustion test 

… 种 简单 鉴别 塑料 的 试验 方法 ， 是 将 
塑料 靠近 火焰 ， 共 其 有 无 软化 、 火 焰 
HJER. KERRE. A RE 

有 无 自 熄 性 、 气 昧 、 五 莫 试 纸 反 应 等 
来 判别 其 属 类 。 


燃烧 器 ”bumer POT RBA AE 


REPO GE AE RR, UA 


EMRS RA, TASE 
(RAMBO RR). MRAZ 
PURE PR GE RS BA WO Be R 
Bi. Gas EREA RUR TEE H A 
RARE, HAEREERE RERE 


| ERREN faa, SERER, É 


BCAA SR BORE De a, ARa 
PCH. MIR SAN A 


| BRERA EA VI RP BE A TK 


RHEE, HRA‘ HAR RARE 
BGS], RERS., BRS AA 
REAR APAFES TRA, ARDHA k 
AML S| REDS). Se RUE aE E RA 


发 和 原子 化 ， 层 型 火炉 有 过 到 的 扰动 
‘>, AMEE. 噪声 小 ， 使 用 安全 。 
AS MSRM RR. RA 
燃气 不 经 过 预 混 合 室 ， 下 接 在 燃烧 器 
TRAT A GE. ER 
火焰 受到 强烈 的 扰动 ， 稳 定性 差 。 它 
在 原子 吸收 光谱 分 析 中 几乎 已 完全 被 
汐 流 ,但 尚 在 火焰 光度 计 中 使 用 。 

IR WHEE combustion curve WEF 
燕 发 曲线 、 弧 烧 曲 线 。 当 试 样 在 电弧 
中 燃烧 时 ， 表 示 其 组 分 元 素 所 发 射 的 
WR AE CSR RARE) 随时 间 而 变化 
MARE ARPES. BARNES Hf Fh 
板 实验 方法 而 微 出 。 妆 以 粉末 电弧 法 
必 光 谱 定量 分 析 时 , FTE RE 
来 选择 预 燃 时 间 及 时 光 时 间 。 

染料 激光 器 dye laser 以 有 机 染 
料 作为 激活 介质 的 一 类 可 调谐 流光 
a. ESOL LOREM RE 
ERRERA, APE 
殊 的 拉 曾 光谱 《如 共振 拉 遇 光谱 ) 
的 研究 。 影 响 染 料 激 光 器 输出 总 长 的 
因素 主要 有 染料 的 品种 、 染 料 溶 液 的 
浓度 、 溶 剂 种 类 、 温 度 及 激活 区 长 度 
等 。 常 用 的 染料 有 罗丹 明 BB、 罗 上 丹 明 


径 为 微米 级 的 气 深 胶 。 对 雾 化 器 的 基 | 6G METERS, 
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染料 结合 法 dye binding method 
一 种 快速 测定 蛋白 奈 含 量 的 方法 。 在 
特定 的 象 件 下 ， 蛋 白质 可 与 某 些 染料 
(WHER 10B、 酸 性 榨 12 或 橙黄 G 
等 ; 定量 结合 生成 沉 注 ,用 分 光 天 


度 计 测 定 沉淀 反应 完成 后 剩余 的 染料 


量 ， 可 计算 出 下 应 消耗 的 更 料 量 ， 进 
而 可 准 得 样品 中 绰 白 质 含 基 
EM colour fasiness YES 
织品 的 色泽 耐 尝 外 异 影 响 的 坚 牢 程 
E, TAA RS. BS 


SUR GER. GUE CURES. WERE 
ÆRE., HOTA EEE. MER EE 
E., AHR ARE. PRR 
BEL KR LE. BEE E., 
BFR AEE. FEE. BE 
水 色 牢 魔 。 染 色 牢 度 以 试验 后 的 初 
色 、 条 色 穆 度 评 定 等 组 表示 ; RAR 
BEF. MOREE RAR HIF 
定 ; 其 他 色 牢 度 按 五 级 制 评定 ， 级 数 
越 高 表示 染色 牢 度 越 好 . 

RE chromosome 是 一 条 很 长 
的 农 股 螺旋 DNA 分 子 和 蛋白质 装 配 
而 成 的 基因 组 独立 单位 。 其 中 包括 部 


分 或 全 部 的 遗传 信息 。 人 体 细胞 共 含 | 


有 22 SHU AX, YARR 
Bik, BRE BAYH 1.05 x 
108bp, 224300 个 基因 在 动 植物 
细胞 有 毕 分 裂 成 减 数 分 裂 时 ， 染 色 体 
比 案 为 显微镜 下 可 见 的 线 状 结 构 。 对 
于 任何 物种 ， 网 胞 中 成 对 的 后 源 殉 色 


体 在 所 有 方面 都 相同 。 除 蛋白 质 和 ; 


DNA 外 ,染色体 还 含有 少量 RNA, 
组 成 染色 体 的 恒 白 质 ， 根 据 其 氨基 酸 


| eae A PE A. 组 


蛋白 携带 大 量 电荷 ， 故 极 性 很 强 ， 是 
维持 染色 体 结 构 的 主要 化 学 力 之 一 ， 
lat, Ea la DNA 的 包装 具 
有 重要 作用 。 非 组 蛋白 则 对 维持 染色 
体 的 高 级 空间 结构 和 调控 基因 表达 具 
有 重要 作用 。 

染色 质 旦 一 种 处 于 阿 
期 的 细胞 核 中 存在 的 DNA 和 蛋白质 


chromatin 


， Ham. ZPATRUABAAR 
| 传 为 核心 ，DNA 238 JE Sh B F It 
Sh AE AT a Ait BE BE | 


BPE. MEA- DNA, 


HE LEE Btik 


分 为 常 染色 质 和 异 染 色 质 。 染 色 质 经 
hese. SpA RE AER RS 
RST 

HH fow spoiler HBR 
z ARRES ea i a 2 2 
部 和 尾 。 它 由 许多 成 一 定 角 度 的 叶片 组 


Ro Re LR ASE RAAB 


到 扰 流 器 的 阻挡 ， 使 大 粒 径 的 进一步 
AE., HAE EEREN RR, 
HRERS ENARE DS. 
AT RRA E T AKEKE 
球 ， 送 至 燃烧 器 的 可 燃气 已 混合 均 . 
名 ,使 火焰 燃烧 更 加 稳定 ， 也 减 小 了 
KRE, 

AEE thermal broadening 有 原 
THORPE RARER. SUE 
RHERS. 

热 变性 thermal denaturation 4} 
六 受热 作用 后 失去 原 有 的 构 繁 的 现 


i 象 。 和 蛋白 质 和 核酸 都 可 发 生 热 变性 作 
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H, PRR fe A ES A th a 
复 性 ， 恢 复原 来 构象 和 性 质 ， 这 是 核 
酸 分 子 杂 交 的 分 了 基础 。 
Hips thermnal field flow fr- 
action; TFI 在 一 个 外 温度 梯度 场 
和 和 载 流 的 流域 共 问 作 有] 条 下 完成 对 不 同 
fH aS) Bry. 例如 在 柱 槽 的 上 - : 块 
Ri bee. mh - iS A 
TE, Wii MG or -A EE. 


HAERA, PBL Se Fe 
| PASSE, HAREC (BaH 


PAD AAZ os | te eS A, AR 
wit FIAT AAS Re ST 
Re Dae. HR i HA 
比 ， 热 场 流 分 级 峰 容 量 大 .分 组 能力 
am [ 4+ OR AE A o Rm, 1/8 = 
MAM, ZEM 为 两 个 级 分 的 平均 分 
TR, AM EERIE (Rl) 
HATRA it) oP TA EB 
fi). AERA HOR. $ 
见 场 流 分 级 条 。 

热 忧 声 法 ”thennoacoustimetr 在 


程序 控制 温 庶 下 ,测量 通过 物质 后 的 | 
| 峰 。 堆 导 恰 测 器 的 灵敏 度 最 高 可 这 


韦 波 特性 与 油 度 的 关系 的 一 种 技术 。 
该 法 通常 采用 某 - 便 定 频率 的 声音 脉 
Tg SDE. 检测 其 传播 速度 和 振幅 


的 变化 。 这 种 测量 方法 可 推断 聚合 物 | 


的 恭 弹 特性 和 取向 。 此 法 除了 可 得 到 
材料 的 黏 弹 特性 ， 还 可 对 姬 维 进行 区 


有 着 明显 的 差别 。 
ARETE «thermomagnetometry 在 
程序 控制 温度 下 ， 测 量 物 质 的 磁化 率 


与 温度 关系 的 -~ 种 技术 。 该 法 主要 是 | 


AJA E FFD Re aR RE PEE TT EE, 
例如 利用 强 磁 性 体 和 未 戌 对 电子 的 自 


| 


BEET SE LARS, MR 
Beit. (RRS ET A 


， 通常 会 发 生 分 解 反 应 而 产 竺 复杂 的 中 


间 体 。 因 此 检测 这 些 顺 磁性 中 闻 体 的 

逐渐 形成 和 衰减 过 程 对 研究 这 些 催化 

剂 的 热 分 解 和 机 理 是 很 重要 的 。 
热 导 检测 器 


thermal conductivity 


;deiecior; TCD MERI Tiei, 
: 也 称 卡 他 计 t Katharomater), £45 Br 


测 器 是 依据 各 种 化 合 物 都 具有 不 同 的 


2, RES SH) 组 成 的 平衡 电 桥 测 


| 基 热 导 率 发 生变 化 的 仪器 装置 。 纯 载 


气 通过 电 桥 中 的 一 展 (22W), W 
有 被 分 高 组 分 的 载 气 通过 电 桥 中 的 员 
一 璧 【测量 臂 ) .由 于 两 辟 热 导 率 的 
差别 ， 其 电 归 秆 发 生变 化 ， 电 桥 产生 
不 平衡 电位 ， 以 电压 的 信号 输出 得 到 
该 维 分 的 色谱 峰 。 热 异 检 测 器 的 灵敏 
度 取 决 于 载 气 和 被 测 物质 热 导 率 的 差 
fA. 差 值 越 大 ， 灵 敏 度 越 高 ， 当 被 测 
物质 的 热 导 率 大 于 载 气 时 ， 则 产生 反 


垢 数量级， 线性 范围 约 为 105 
热电 学 法 thermoeiecirometry FE 
程序 控制 温度 下 , 测 基 物质 的 电学 特 
性 与 温度 关系 的 AA. AERE 
介 电 常数 和 介 电 损耗 与 温度 的 关系 ， 
可 有 助 于 解释 传导 机 理 、 分 子 取向 、 


| 役 化 和 松弛 等 。 除 上 述 测 量 外 ， 测 定 


物质 的 电流 - 误 度 曲线 ， 可 用 于 检测 
物质 及 其 热 分 解 产物 的 导电 性 。 例 
an, 该 法 对 CuSO, + SHO 的 测定 ， 
在 电流 -温度 曲线 上 100 和 处 有 一 个 
峰 ， 说明 此 时 有 液体 水 存在 ， 以 致 通 
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TERE AD LIA MEKA 
we, BREA PRE. KERET HE 
为 其 他 起 分 析 方 法 的 补充 手段 。 
热电 子 发 射 枪 ”thenmnal emission 
electron gun 是 指 通过 加 热 灯 冀 产生 
热电 子 ， 调 利用 对 其 加 高 俩 压 进 行 加 
速 的 方法 使 热电 子 从 灯丝 表面 发 射出 
电子 束 的 -- 种 装置 ， 其 基本 参数 有 和 灯 
Ae RL. RPE BREUR Be aE. 
热 发 射电 子 源 thermal emission 
electron source ”是 指 利用 热 发 射 的 原 
HAART MES, Be. AME 


FAR BK thennosonimetry AR 
序 控制 温度 下 ， 测 其 物质 的 声 发 射 与 
MEAN AHER. ET Bit iy 
蕊 体 结构 中 组 分 位 物产 生 的 噪声 讯 
号 ， 这 种 位 移 可 由 试 样 的 机 械 断 裂 、 
夹杂 物 的 晓 出 、 相 态 的 转变 和 塑性 变 
形 等 引起 。 例 如 ， 利 用 热 发 声 法 可 简 
便 地 检测 出 m- 方 英 石 转变 成 B- 方 英 


五 的 相 转变 过 程 ， 因 为 这 种 相 转变 过 | 
BAL 4% HEREKE | 


南 讯 导 。 

HEHHE 
在 程序 控制 溢 烘 下 ,测定 反射 光 强 度 
与 温度 关系 的 一 种 技术 。 该 法 可 通过 
立体 显 微 锌 同时 观察 试 样 的 形 摇 和 颜 
色 的 变化 。 热 反射 光 法 也 是 应 用 于 出 
态 分 解 反应 机 理 的 研究 ， 例 如 
CuSO, + 5H:O 在 脱水 反应 立 后 的 分 解 
机 更 , 经 研究 表明 按 下 列 反 应 方程 
式 进行 

2Cus0, CuO - CuSO, +50, 
CuO + CuSO, ~ --2Cu0 +50, 


thermoreflectometry 


MEE RT" O9OC 时 无 水 CuSO, F 
HHR, RRR, HB ae ee 
AP i ee 0 SRY 
黑色 的 Cu0， 这 些 变化 都 伴 有 反射 光 
强度 的 减弱 。 

AAR ASH thermal reflectance 
spectroscopy ”在 程序 控制 温度 下 ， 测 
量 物 质 对 特定 波长 光 的 反射 率 与 温度 


”关系 的 -种 技术 。 该 法 可 用 于 研究 温 


度 对 郧 体 结构 转变 的 影响 。 例 如 ， 用 
625nm 波长 的 光照 射 双 气 化 (AR 
Ee) (1D 络 侣 特 从 所 面体 结构 
转变 成 四 面体 结构 时 ， 发 现 升 温 速 率 
对 其 反 射 率 影响 较 大 ， 随 着 升温 速率 
的 增 大 其 反射 率 下 降 ， 

热 分 级 谱 法 thermal step chroma- 
tography 该 法 是 通 入 气体 (通常 为 
AT) 把 试 样 的 挥发 性 产物 收集 到 
薄 层 板 上 ， 薄 层 板 可 左右 横向 移动 ， 
内 此 随 试 样 等 速 升 温 ， 在 落 层 板 的 横 
向 便 可 收集 到 相应 于 各 个 温度 的 挥发 
性 产物 。 此 后 ， 用 溢 剂 在 上 下 方向 展 
了 ， 即 可 得 到 藩 层 色谱 图 。 

热 分 析 thermal analysis 在 程序 
控制 兆 度 下 ， 测 景物 质 的 物理 插 质 与 
温度 关系 的 一 种 技术 。 在 加 热 或 冷却 
的 过 程 中 ， 随 着 物质 的 结构 、 相 态 和 
任 学 性 质 的 变化 都 会 伴 存 相应 的 物理 
性 质 的 变化 ， 这些 物理 人 性质 包括 质 
ft. ME. Ro AA, OO. RL OA. 
E. ESHE. ATL, Shey 
法 的 种 类 是 多 种 多 样 的 ， 根 据 国 际 热 
分 析 协 会 的 归纳 和 分 类 ， 目 前 元 分 析 
方法 共 分 为 9 类 17 Bh Pant 
SAO. SRA. OLR 
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$ re 


RT. ERDRE, AT 
放射 热 分 析 、 热 微粒 分 析 、 热 光学 


E PR PR ， 
| SAGER SE Sa) H ve ip SE — E AO TT) E A, 


热 分 析 的 指 敏 特征 谱 芒 finger- 
print figures of thermoanalysis 复杂 的 


无 机 和 有 机 化 合 物 通 常 上 其 有 上 比较 复 条 


的 差 热 分 析 曲 线 ， 虽然 不 能 对 差 热 分 
”技术 既 可 得 到 热 分 析 有 曲线 又 可 分 析 相 


Br aA 上 所 有 的 热 效 记 作出 解释 ， 但 
是 它们 像 指 纹样 表征 着 物质 的 特 
征 , 因此 可 通过 与 已 知 化 合 物 的 差 热 
分 析 曲 线 进 行 对 比 的 方法 来 鉴 
别 物 质 。 

热 分 析 联 用 技术 simultaneous 
techniques of thermal analysis 在 程序 
控制 温度 下 ， 对 试 样 采 用 两 种 或 多 种 
热 分 析 技 术 ,, 热 分 析 联 用 技术 有 下 列 
三 种 方式 : 


C1) TBR APRA, 在 : 


程序 控制 温度 下 ， 对 一 个 试 样 同时 采 


用 两 种 或 多 种 分 析 技 术 ， 例 如 热 重 法 | 


和 凌 热 分 析 的 联 用 ; (2) PERA 
技术 ,在 程序 控制 温度 下 ， 对 一 个 试 
样 同 时 采用 两 种 或 包 种 分 析 技 术 ， 第 
二 种 分 析 们 器 通过 接口 与 第 - -种 分 析 
仪器 相 蛙 联 ， 创 如 热 重 分 析 和 质谱 的 
联 用 ; 
控制 温度 下 ， 对 一 个 试 样 采用 两 种 或 
多 种 分 析 技术 ， 仪 器 的 联接 形式 与 串 


连续 地 从 第 -一 种 分 析 仪 器 取样 ， 例 如 
莽 热 分 析 和 气相 色谱 的 联 用 。 
热 分 析 与 气相 色谱 联 用 
neous thermal analysis and gas chroma- 
tography § 7E PL APE Ft — 
个 试 样 同 时 采用 热 分 析 〔( 如 热 重 法 、 


simuita- 


(3) RE R, ERF | 


BAATAE OAR) AA 
EMT RR. BPA 
是 -种 连续 的 测定 过 程 ， 而 气相 色谱 


所 以 在 热 分 析 仪 与 气相 色谱 仅 之 问 串 
接 的 接口 必须 每 隔 一 定时 间 条 也 通 过 


副 气 把 盐分 析 仪 中 所 分 解 的 气体 产物 


输入 气相 色谱 柱 进行 分 析 。 这 种 联 用 


应 的 分 解 产物 ， 对 研究 热 分 解 反应 机 
理 极 为 有 用 。 例 如 差 热 分 析 和 气相 色 
BRAD REC, ZARA 
PER AACR. PAU 
HEARE ey BA Ay A IE MK 
F, Bal AARC Ae 
RH RE L BR HE FW Bh 2 
参数 。 

As SRR A 
thermal analysis and mass spectrometry 
在 程序 控制 温度 下 ， 对 一 个 试 样 同时 
KARA WREE, Aat 
和 差 示 扫描 量 热 法 ) 和 质谱 分 析 的 
一 种 技术 。 近 年 来 ， 该 联 用 方式 有 热 
重 法 -质谱 (TG-MS)、 热 重 法 - 差 热 
分 析 - 质 谱 《TG-DTA-MS) 和 热 重 法 - 
差 示 扫描 量 热 法 -质谱 {TG-DSC-MS) 
等 。 这些 联 用 技术 对 剖析 物质 的 组 


simultaneous 


| i. BAL RIEDE A 
BURFI), (38 — So RE 


BAM. 

热 辆 射 thermal radiation 与 温度 
有 关 的 辑 射 现象 。 由 于 物质 的 粒子 
{包括 原子 、 分 子 和 离子 等 ) Bm 
发 而 引起 的 辐射 能 的 发 射 过 程 。 其 能 
量 传递 过 程 是 借助 电磁 波 方 式 进行 
的 ， 它 县 有 连续 的 辐射 能 谱 ， 波 长 自 
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MELT SP RE PPR, EER 


长 较 长 的 红 计 线 ， 

热 光 度 法 ”thermophotometry TE 
PRS RIS TE. WERNE a 
与 温度 的 关系 的 一 种 技术 。 该 法 特点 
是 可 获得 有 关 材 料 烽 烧 特 性 的 资料 ， 
讯 速 而 义 简 便 。 例 如 利用 热 光度 法 可 
EAS RHR A A REAR ok Bet 
生 的 烟雾 强度 。 

热 光 学 法 ”thermophotometry 在 程 
序 控制 温度 下 ， 测 定 物 质 的 光学 特性 
与 温度 的 美 系 的 一 种 技术 。 由 于 物质 
的 光学 特性 包括 透射 、 友 射 、 双 折射 
和 发 光 等 ， 所 以 热 光 学 法 的 种 业 较 
多 ， 如 热 反 射 光 法 和 热 发 光 法 等 。 这 
些 热 光 学 法 可 应 用 于 研究 物质 的 相 变 
TE AAS aL, EHR. PCS 
HEE AA AL EAR 
而 受到 重视 ， 

热机 械 分 析 thermomechanical 
analysia; TMA 在 程序 控制 温度 下 ， 
测量 物质 在 非 振 动 负荷 下 的 变形 与 温 
度 的 关系 的 一 种 技术 。 训 定时 对 具有 
一 -定形 状 的 试 样 施加 外 力 ， 根 据 所 测 
斌 样 的 变形 温度 曲线 ， 可 求 算出 试 样 
的 力学 性 质 。 所 施加 的 外 力 的 方式 有 
压缩 、 扭 转 和 拉 伸 等 。 该 法 可 测定 材 
料 的 收缩 应 力 、 弹 性 模 其 、 拉 悍 和 压 
Re. BAM, BORE EHE 
RAPS ES 

JAM Be thermal excitation 在 通常 
情况 下 ， 原 子 处 于 能 量 最 低 的 基态 。 
BE AS T R PB nT AE BBE AY A RE 
级 状态 的 过 程 称 为 热 激 发 。 

热 解 光 谢 pyrolyzate spectra 样品 


经 加 热 型 解 后 . 测定 由 裂解 产生 的 气 
体 凝 结 液 及 低 分 子 量 聚合 物 甚至 单 体 
所 装 得 的 光谱 - 它 适 用 于 那些 含有 天 
AMATI RSH RB, MOPS 
HE. Wii. RR RAL. 纤维 
等 一 类 物质 的 鉴 电 。 

热 解 气相 色 谐 thermolysis gas 
chromatography HESSA A 
中 加 热 分 解 为 若干 易 挥 发 的 小 分 子 物 
质 ， 然 后 将 此 热 解 产物 进行 气相 色谱 
分 析 。 巾 于 各 种 物质 的 热 解 鱼 谱 图 上 
有 各 让 的 特征 性 ， 天 此 可 利用 热 解 色 
谱 图 中 能 反映 物质 结 宰 、 组 成 的 特征 
磋 片 来 定性 和 定 基 地 分 析 混 合 物 中 的 
各 个 组 分 。 

ARS BABE opyrolytically coa- 
ted graphite tube 在 10% CH, #190% 
Ar BRD A oat oH A By E te 
a: ce i Oo BE Re eT — 
BPRS MARE BH PRAMS 
Be. WH aS AREER 
ES. THERI, HATER, 
升华 温度 高 达 3700, ， 使 用 寿命 
长 , 能 减少 记忆 效应 和 改善 检 
出 限 。 

7A Fe thermionic detector 
见 碱 火焰 电离 检测 震 条 和 握 - 确 检测 
Gx. 

热力 学 分 配 平 衡 常 数 
constant of thermodynamic distribution 
Nernst 根据 热力 学 理论 指出 ， 在 恒温 
恒 讨 下 ， 当 溶质 A 在 两 相同 达成 平 
衡 时 ， 其 化 学 势必 模 等 , sy. M 
A 在 每 -- 相 中 的 化 学 势 与 其 活 话 a 有 
如 下 关系 


equilibrium 
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u =n + RTIna, 

l =py + RTIna, 
式 中 ,Ar 和 je 分 别 为 溶质 在 第 一 
和 第 二 溶剂 中 的 游 液 的 标 叭 化 学 势 ， 
将 上 面 三 式 合并 得 ，Ar + Rina, = 


pe’ + RT laa, , [ERLA] A= 一 = 


-ta -uP: 


已 aT 


AY _ Aye step AF 
AVY; nm! , 


FKA Nernst 热力 学 分 配 平衡 常数 ， 

热流 型 差 示 扫描 量 热 法 
differential scanning calorimetry 利用 
钢 盘 把 热量 传输 到 试 样 和 参 比 物 ， 且 
钢 盘 还 作为 测量 退 度 的 热电 偶 结 点 的 
一 部 分 。 传 输 到 试 样 和 参 比 物 的 热流 
差 通 过 试 样 和 参 比 物 平 台 下 的 锦 络 板 
与 钢 盘 的 结 点 所 构成 的 镍 懂 - 钢 热电 
偶 进 行 检测 ， 试 样 温度 由 镍 铬 板 下 方 
的 锭 铬 - 锦 铝 热电 侦 直 接 测量 。 该 法 
能 定量 地 测定 各 种 热力 学 参数 (如 
US. A) 和 动力 学 参数 ， 
所 以 在 应 用 科学 和 理论 研究 中 获得 广 
泛 的 应 用 。 

ABN thermospray ioniza- 
tion; TSI; TSP] 质谱 分 析 中 ， 将 会 
少量 电解 质 的 样品 入 流 经 金属 毛细 管 
进入 低 真 空 区 ， 毛 细 管 被 加 热 时 ， 样 
品 在 毛细 管 出 口 体 积 急剧 膨胀 ， 形 成 
RF, KAKA, TERRE 
能 实现 离子 化 。 为 了 提高 离子 化 效 
率 ， 在 喷 罩 后 常常 再 通过 放电 电离 或 
其 他 电离 于 段 促进 离子 化 。 

AEREO — thermospray interface 
是 液 相 色 谱 - 质 庶 联 用 仪 的 … 种 将 接 
口 和 电离 结合 在 一 起 的 技术 。 主 要 由 


heat-flux 


毛细 管 进 样 针 、 毛 细 管 加 热 装 置 、 抽 


| 气 系统 组 成 。 祺 相 色 谱 流 出 物 经 过 金 


属 毛 细 管 时 被 剧烈 加 热 ， 溶剂 急 剧 脱 
Ae. AAMC TR BEBE, JE R E 
T. TBR, 因此 微 
DERFRA. He PE 
小 ， 导 和 致 表面 电荷 密度 增 大 ， 局 部 电 
场 增 强 ， 当 达到 一个 临界 值 时 ， 溶质 
以 离子 或 离子 聚合 体 的 形式 从 流 滴 中 
解 虞 出 来 ， 进 入 质谱 仪 进行 分 析 。 为 
了 能 形成 足够 多 的 离子 ， 在 旷 口 的 下 
游 加 一 灯丝 或 玫 电 针 ， 必 要 时 开启 灯 
经 或 放电 针 ， 使 产生 区 学 电离 或 放电 
电离 。 此 种 接口 在 液 相 色谱 流动 相合 
水 量 高 的 情况 下 使 用 效果 较 好 ， 且 要 
求 在 热 号 雾 中 含有 高 浓度 挥发 性 电解 
质 。 热 喷 作 适合 用 来 分 析 极 性 有 机 化 
合 物 。 

AL BE RE SE thermodilatometry 在 程 
序 控制 温度 下 ， 测 有 量 物质 在 可 忽略 负 
葡 时 的 尺寸 与 温度 的 关系 的 一 种 技 
术 。 出 热 脱 胀 法 得 到 的 记录 曲线 称 为 
热膨胀 曲线 。 该 法 可 用 于 测定 高 聚 物 
HSER Le EE. TEA 
EP HRB REURGRRS TR 
和 侧 基 的 运动 亡 产 生 的 各 种 转变 。 

“FA” HEAR “hot” band 分 于 从 
一 个 振动 激发 态 夏 迁 到 更 高 能 量 的 振 
动 激发 态 所 产生 的 吸收 谱 带 。 在 通 带 
AEE. Ses AAS HS) FH Ae 
比 基 态 分 子 数 目 少 ， 产生 的 “ 热 ” 
谱 带 的 强度 很 弱 ， 频 率 也 妖 于 基 频 ， 


| 因 经 常 埋没 在 基 频 谱 带 中 ， 一 般 不 易 
| 观察 到 。 只 有 在 高 分 辩 率 的 气体 或 车 


汽 光谱 中 才 有 可 能 观测 到 。 随 者 温度 


568 re 


热 


BOSS, “PA” PRR. WPA 
观察 到 “ 热 ” 谱 带 ， 利 用 “ 热 ” 谱 


带 数据 可 以 计算 分 和 子 振动 的 非 谐 ; 
| 析 。 RAM RAM, BE 


HRP 

FAT chromatothermography 
一 种 利用 样 山中 各 组 分 吸附 性 能 的 差 
Fe, EERS A Ted et A FT AAR 
以 提高 分 离 效率 的 吸附 气相 色谱 法 。 


FERAL RMI RAE | 
器 ,近年 来 ， 在 热天 平 的 研制 上 发 展 


内 ， 同 时 借助 外 部 加 热 使 色谱 柱 温 六 
沿 轴 向 并 磊 载 气 方 向 有 梯 讼 变化 ， 利 
用 吸附 剂 的 漫 典 分 布 对 各 组 分 的 吸附 
容量 的 影响 ， 选 择 适 官 的 温度 梯度 变 
化 和 载 气 流速 ， 可 提高 分 离 效能 ， 改 
善 峰 形 和 缩短 分 析 时 间 。 

热 色 现象 thermochromism ”物质 
APRS REE AE (Ae. AAR 
EARRA EHT, AIT 
多 物质 由 于 晶 型 的 转变 而 发 生 颜色 的 
变化 , 四 此 可 根据 热 色 现象 进 
行 分 析 。 

ARME thermoluminescence 
物质 在 升温 过 程 中 的 发 光 现 象 ， 其 光 
BA ANH BE OG A) H eK A a, 
该 现象 是 由 电子 受热 从 陷阱 向 导 带 称 
动 所 引起 ， 因 此 可 从 光 强 最 大 时 的 温 
度 和 升温 速度 来 估算 电子 陷阱 的 深 
E., 并 且 热 释 光 峰 的 数目 与 不 同 深度 
电子 陷阱 的 种 类 相对 应 。 

Ma ( 带 ) 裂解 器 filamen pyro- 
lyzer 热 丝 ( 带 ) 裂解 器 是 列 解 气 
相 色 谱 中 应 用 最 广泛 的 -类 裂解 器 。 
所 用 的 热 丝 材 料 为 铁丝 和 镍 铬 经 ， 加 
热 元 件 是 由 直径 和 2 ~0.5mm， 长 度 
约 50mm 的 丝 绕 成 的 螺旋 管 ， 样 品 直 


接 附 在 热 丝 上 ， 热 丝 通 电流 后 发 热 ， 
划 达 平衡 温度 时 样品 裂解 成 小 分 子 碎 
片 产物 , 通过 鱼 谱 柱 进 行 分 离 、 分 


fe, SCAR, (RR EAR, 
温度 不 均 印 ， 热 丝 阻 值 易 变 ， 对 反应 
有 催化 作用。 

FAR thermohalance 在 程序 控 
制 温度 下 ， 和 连续 称 量 试 样 质量 的 似 


较 快 ， 除了 常 计 和 真空 条 件 下 工作 的 
热天 平 之 外 ， 还 研制 出 高 压 热 天 平 。 
热天 平 的 基本 构造 是 由 精密 天 平和 线 
性 程序 控 温 的 加 热 炉 所 组 成 ， 其 结构 
有 了 卧 式 和 立 式 两 种 。 出 于 热天 平 可 精 
确 测定 质量 的 变化 ， 所 以 它 是 一 种 定 
量 分 析 方 法 。 热 天平 可 用 于 物质 的 成 
分 分 析 、 研 究 物 质 的 热 分 解 过 程 和 热 
解 机 理 。 

FATE ERK heat lens ab- 
sorbance detection 基于 热 透 镜 效 应 
的 液 相 色谱 检 济 方法 。 它 以 连续 激光 
或 脉冲 激光 作 光 源 ， 样 品 将 吸收 的 光 
能 通过 非 辐射 跃迁 转变 成 势能， 使 样 
品 温 度 升 高 的 同时 也 使 样品 的 折射 率 
发 生变 化 ， 从 油光 束 中 心 到 激光 东边 
WER- Ta BS SE, RPE 
镜 ， 测 定 样品 局 部 折射 的 变化 即 可 检 
调 到 被 测 物质 。 与 液 相 色 谱 中 常用 的 
直接 洲 定 流动 相 和 样品 折射 率 差 药 示 
差 折光 检测 相 比 ， 热 透镜 光谱 检测 的 
灵敏 度 高 两 个 数量 级 。 

#1 BM BA thermal desorption spec- 
troscopy; IDS 逐步 加 热 辕 体 ， 恒 物 
体 表 面 吸附 的 原子 脱 附 ， 用 四 极 质谱 
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计 观 察 脱 附 气 体 的 种 类 和 数量 的 谱 
Pl. 这 是 一 种 简单 的 研究 表面 状态 
CHR. URE a Ae. A fe Pe AE 
等 ) 的 方法 ， 

热 微 粒 分 析 thermoparticulate 
analysis 在 程序 控制 温度 卜 ， 测 量 
物质 释放 出 的 微粒 物 与 刘 度 关系 的 .- 
种 技术 。 该 法 是 检测 聚 台 物 试 样 在 程 
FIA tea BY i tO A a (FA 
1077 ~ 107 Fem r), 


36. 通过 光 检 测 器 自动 记录 。 
WME BR ete 


and 


thermomi- 
cra transfer-application-substan- 


ceTLC; TAS-TLC 一 种 和 TLC 法 联 


用 的 微量 的 热 提 取 方 法 ， 对 药 用 植物 


等 样品 中 的 成 分 无 需 用 溶剂 革 取 ， 即 
可 直接 转移 到 薄 晤 上 进行 测定 。 原 理 
EEH an Et MRE 
加热 管内 ， 玻 璃 管 一 端 拉 成 直径 约 
0.8 -1.0mm 毛细 管 ， 和 将 它 以 水 平 状 
BRAI, ittih byth lmm. 
ERFA EM Imm Ab, TLC 板 以 
HAA MR. E, RR 
及 其 内 容 物 用 电炉 加 热 ， 不 超过 
350 , FEA HE 20s ARE, 1 HE 
在 正 对 毛细 管 出 口 的 TLC HE, $ 
后 再 首 TILC 展开 。 该 法 在 很 多 情况 
Fae TH FRR. RSE. 、 转 称 样品 
所 消耗 的 时 间 ， 对 药物 、 毒 物 、 食 
船 、 塑 料 和 挥发 油 的 测定 极为 方便 。 

热 显微镜 thermomieroscopy 在 程 
序 控 制 温度 上 让， 用 显微镜 观察 试 样 相 
T. 结构 和 老 面 形 狐 与 温度 的 关系 的 
一 种 技术 .该 法 的 特点 十 可 以 直接 现 


所 释放 出 的 
微粒 物 在 暗 场 光学 系统 中 可 以 散射 


察 试 样 在 加 热 或 稚 却 过 程 中 的 相 态 、 
PAR eee. Blake 
四 的 相 变 和 热 稳定 性 的 研究 ， 在 
M1C H poo 转变 的 吸 热 蜂 ， 
236. 5°C ES AME, BG SRR 
发 吸 热 峰 。 从 显微镜 可 观察 到 在 咖啡 
因 的 熔融 过 程 中 伴 有 气泡 的 产生 ， 表 
FRR RFE ID AD AR, GE EPSP 
析 曲 线 上 并 不 能 反映 出 来 。 

热 消 偏振 光 强 魔法 thermal depo- 
larized light intensity 在 程序 控制 温 
度 下 ， 测 量 物质 的 偏振 光 强 度 和 温度 
的 关系 的 一 种 技术 。 该 法 广泛 诬 用 于 
闻 态 材料 的 相 变 和 复杂 形态 变化 的 研 
究 , 尤其 对 多 时 现 象 的 研究 特别 有 
用 ， 关 为 它 可 以 很 灵敏 地 检测 热 烙 较 
小 而 双 折 射 有 变化 的 相 转变 。 

HEREA pressed film technique 
红外 光谱 技术 中 的 一 种 制 样 方法 。 一 
CR A BOP A 
用 铝 片 作为 控制 薄膜 厚度 的 支撑 物 ， 
通过 加 压 、 控 温 ， 使 样品 软化 或 熔 
E, eh R-~ecR eR, $ 
A, 取 下 薄膜 ， 即 可 用 于 红外 光 
谱 调试 。 

热 品 thermal noise 在 一 定 的 
温度 下 ， 导 栖 中 自由 电子 的 不 规则 热 
运动 而 产生 的 噪声 。 温 度 愈 高 曲 声 匈 
大 ， 其 频谱 极 宽 。 热 噪声 是 一 个 随机 
过 程 ， 其 概率 符合 高 斯 分 布 { 正 态 
分 布 ) BL. PRAM So, A 
FR EC ER Te A PA 

热 值 calorific value 在 规定 条 件 
于 ， 单 位 质量 前 试 样 完全 燃烧 时 放出 
的 热量 , 单位 为 杂 ， kg) R 
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Mi kg’, 在 燃料 分 析 中 ， 热 值 是 
表示 燃料 质量 的 一 项 重要 指标 ; 在 食 
品 分 析 中 ， 热 值 是 表示 食物 能 量 的 指 
标 ， 指 单位 质 基 的 食物 在 悼 肉 氧化 时 
所 放出 的 热 晤 。 热 值 通常 用 氧 弹 量 热 
计 来 测定 或 计算 得 到 。 上 直接 用 氧 弹 量 
热 计 测 得 的 热 值 称 为 弹 热 值 (bomb 
calorific value); 从 弹 热 值 中 减 去 酸 
(ERJA T a EA i ee A SR k 
硝 酿 ) AA) AE ie A Ae OR Hn ia 


到 的 热 值 钦 为 总 热 秆 (gross calorific | 


value) 或 最 高 热 值 ; WA 
TREY PCE CHR EE ok FE a 
PUR REE RAE SS BE 
结 时 放出 的 热 ) 后 所 得 到 的 热 值 称 
APPA (nct calorific value) 或 最 
ERE, 

ME thermogravimetry; TG 在 
程序 控制 温度 下 ， 测 量 物质 质量 H 
RMX ARAMA. TBC 
测定 质量 的 变化 ， 所 以 是 一 种 定量 分 
析 方 法 。 它 广泛 应 用 于 无 机 和 有 机 化 
FT. ROR, ie, He, BR. T 
油 、 煤 崇 、 牛 物化 学 、 医 党 和 食品 等 
领域 。 热 重 法 大 致 可 用 于 下 列 几 方面 
的 研究 : (1) 物质 的 域 分 分 析 ; (2) 
物质 的 热 分 解 过 程 和 热 解 机 理 ; (3) 
水 分 和 挥发 物 的 分 析 ; (4) AR 
的 热 氧 化 降解 ; 
木材 的 热 裂 解 ，(5) 氧化 还 原 反 应 ; 
(7) 反应 动力 学 的 研究 ; (8) 升华 
HAARE, 

MEE SE 
neous thermogravimetry and differential 


thermal analysis ”在 程序 控制 温度 下 . 


simulta- 


(5) 石油 .煤炭 和 ! 


对 一 个 试 样 同时 采用 热 重 法 和 莽 热 分 
析 进 行 分 析 的 一 种 技术 。 出 于 -个 试 
样 在 相同 的 实验 条 件 下 同时 进行 两 种 
热 分 析 技 术 的 测定 ， 显 然 可 对 某 些 物 
理 或 化 学 过 程 提供 更 多 有 价 秆 的 依 
Ao BAD EAH Ey 
高 崔 土 的 高 温 热 分 解 机 理 为 ， 高岭土 
(500 ~ 600) — Ai kK OS A t E 
(980°C ) FBS Be 4 (1200T J 
y-Al,O,. 2052 58 FA E E R ge 
HH aa? ob A ARR BO, MAREA 
HAERA 90T 以 上 的 两 个 放 热 
峰 是 由 于 热 分 解 还 是 相 态 变化 
引起 的 。 

热 重 法 与 差 示 扫描 量 热 法 联 用 
simultaneous thermogravimetry and dif- 
ferential scanning calorimetry 在 程序 
控制 温度 下 ， 对 一 个 试 样 同时 采用 热 
重 法 和 差 示 扫描 量 热 法 进行 分 析 的 一 
种 技术 。 这 种 联 用 技术 对 研究 园 体 热 
分 解 机 理 和 高 分 子 材 料 的 热 加 工 工艺 
很 有 用 . 

热 重 法 与 电热 分 析 联 用 
neous thermogravimetry and electric 
thermal analysis ”站 程序 控制 温度 下， 
对 一 个 试 样 同时 采用 热 重 法 和 电热 分 
析 的 一 种 技术 。 该 法 可 用 于 检测 物质 
用 其 热 分 解 产 物 的 导电 性 ， 例 如 适 过 
该 法 可 证 明 CuSO, + SH,O 的 脱水 反 
应 中 有 液体 水 存在 的 中 间 过 程 ， 

热 重 法 与 库仑 分 析 联 用 
neous thermogravimetry and coulometric 
analysis ”在 程序 控制 温度 下 ， 对 -…… 
个 试 样 同 时 采用 热 重 法 和 库仑 分 析 的 
一 种 技术 - 这 种 联 用 技术 不 仅 可 测定 


simulta- 


simulta- 
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#A ren 


SRRARA THAR, MHE 
JATHA A RM, Bz, 
在 环境 监测 上 它 是 一 种 很 有 效 的 分 析 
方法 。 

ABR SAR EB A 
neous thermogravimetry and thermepho- 
tometry ”证 程序 控制 湿度 下 ， 对 一 个 
试 样 同时 采用 热 重 法 和 热 光度 法 进行 
分 析 的 “种 技术 。 该 法 可 提供 有 关 村 
料 的 燃烧 特性 的 信息 ， 例 如 对 高 聚 物 
进行 分 析 ， 可 获得 障 解 温度 、 降 解 速 
MSR. A/G. ee ee 
AR 

ALES MMR A 
neous thermogravimetry and electron 


paramagnetic resonance ”在 程序 控制 


simulta- 


simulta- 


温度 下 ， 对 个 试 样 同时 采用 热 重 法 | 
和 顺 嫉 共振 进行 分 析 的 一 种 技术 。 采 | 


用 这 种 联 用 技术 的 且 的 是 利用 版 磁 共 
振 仪 检测 从 热 重 法 中 分 解 出 来 的 具有 
顺 磁 性 的 中 向 体 。 由 于 顺 磁 共振 谱 图 


可 提供 吴 磁 性 中 间 体 揭 逐 步 形成 和 衰 ! 


减 过 和 邵 ， 因 此 可 进一步 确定 材料 的 热 
分 解 机 理 . 

热 和 直 分 析 - 情 里 叶 变 换 红 外 光谱 联 
用 thermogravimetric analysis-Fourier 
transform infrared spectrometer; TGA- 
FER 热 重 分 析 法 (TGA) BAB 
序 控制 温度 下 测量 物质 的 质量 与 温度 
关系 的 一 种 技术 。 而 热 重 分 析 - 精 里 
叶 变 换 红 外 光谱 联 用 靶 术 虽 是 果 来 进 
行 物 质 在 如 热 时 所 释放 出 来 的 挥发 性 
物质 的 定性 分 析 。 检 测 方式 可 以 是 问 
葡 式 检测 . 人 更 黎 的 是 连续 式 检测 。 
常规 的 联机 系统 主要 由 热 解 室 (如 


PRAY. PARE), ， 接 口 【 包 括 传 


| 输 管线 ) 和 FTIR 光谱 仪 组 成 。 对 于 


红外 光谱 法 来 说 ， 只 要 在 TGA 分 析 
中 被 分 析 物 所 有 释放 的 挥发 组 分 有 红外 


| 吸收 ， 用 载 气 将 挥发 组 分 带 人 红外 交 
| 谱 仪 的 气体 池 中 ， 就 能 用 红外 光谱 法 


进行 定性 分 析 。 

热 重 曲线 = thermogravimetric curve 
由 热 重 法 得 到 的 记录 曲线， 中 TG i 
线 。 曲 线 的 纵 坐 标 为 质量 ， 横 坐标 为 
温度 . 它 表 示 在 开 温 过程 中 失重 的 累 
积 向 .因此 在 热 重 法 中 可 根据 热 重 曲 
线 计 算出 各 个 朱 重 过 程 的 失重 ， 从 符 
推断 热 分 解 机 理 。 

热 助 共振 原子 荣光 
sisted resonance atomic fluorescence 
IF uy FS Ee J eT 
KAS, PEFR St. BR 
TRARRUFERS, ARs 
HEAR, PR a a 
共振 荧光 ， TRAPFE REF ICR A 
BHRR. w in 451. 13 nm 就 
是 这 类 荧光 的 例子 。 

ATH HER anificial radioele- 
又 称 人 造 元 素 (man-made ele- 
ment). 迄今 在 自然 界 所 不 存在 的 、 
只 能 通过 人 工 核反应 获得 的 放射 性 元 
Fe CHHATH AH TKA 
(Am), $ (Cm), @ (Bk), $ 
(C), i (Es), @ (Fm). #] 
(Md), BF (No), $ (Ir) LER 
104 ~ 109 B nE. test, HB. Bi, 
al. RR RE ST 
核 素 的 半衰期 都 远 小 于 地 球 年 龄 ， 不 
WRF TARR. Rid Fee 


thermally as- 


ment 
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SERS TPR RR, ER | GEMA TIR. E RH RRR 
”对 不 完备 或 不 确定 知识 的 处 理 能 力 、 


PS Ae. m. EMER. F 
TET HD MELT HAGEL EE E 
存在 着 极 微 量 的 伐 。 这 些 元 素 现 在 都 
由 大 工 方法 制造 ， 因 此 也 把 这 些 元 素 
列 为 人 工 放 射 性 元 素 。 严 格 地 说 ， 它 
们 不 算 人 工 放射 性 元 素 。 

人 人 人工 基因 ”artificial gene ” 指 可 在 
体外 产生 的 编 公 特定 多 上 肽 链 的 闪 链 
DNA 分 子 , 可 通过 3 条 途径 获得 人 
TEA: (1) 以 mRNA 为 模板 进行 
反 转 录 形 成 cDNA Mh, 然后 再 由 
DNA 聚合 酶 作用 形成 双 链 DNA; 


(2), 从 工 合成 赛 核 苷 酸 作 为 模板 | 


(RATH); 
任何 特定 的 基因 ， 
人 工 神经 网 络 artificial neural net- 
work; ANN -种 模拟 太 脑 结构 构筑 
起 来 的 具有 良好 自 适 应 、 自 组 织 、 自 
学 习 能 力 的 信息 处 理 系统 。 由 类 似 于 
神经 元 的 基本 处 理 单元 相互 连接 而 
成 ,有 输入 层 、 隐 含 层 和 输出 层 ， 它 
们 之 间 的 连接 强度 以 权 表 示 。 和 输入 层 
不 参与 任何 运算 ， 只 传递 数据 。 隐 合 
层 参 与 运算 . 根据 输出 函数 产 咎 输出 
信号， 传递 给 下 … 层 的 神经 元 。 输 出 
层 输 出 计算 结果 。 神 经 元 的 数学 模型 
是 心理 学 家 W. 5 MaCutloch 和 数理 水 
辑 学 家 W. Pitts 上 1943 年 首先 提出 。 
人 工 神经 网 络 上 其 有 和 白 组 织 、 自 学习 上 与 
联想 的 能 力 ， 在 学 习 过 程 中 ， 利 用 误 
BRB. 逐步 实现 网 络 最 优 
化 。 运 行 神 经 网 络 ， 必 须 经 过 训练 、 
河 响 种 预测 三 个 阶段 。 有 前 镇 作 工 神 
和 好 网 络 、 反 僻 人 人工 坤 经 网 络 和 自 组 织 


(3) 用 PCR pO 


MRAZ RE. StF aR fa, S 
色 体 系 与 非 线 性 体系 的 信息 有 其 突出 
的 优点 ， 能 实现 对 物质 的 定性 、 定 量 
分 析 及 多 组 分 同时 定 其 分析， 检测 、 
校正 测量 信和 号， 消除 于 : 拢 分辩 重 琶 信 
号 等 ， 在 分 析 测 试 领域 有 着 广泛 的 应 
用 和 发 展 前 县 。 

A RE artificial intelligence 
基于 模拟 人 的 感觉 和 思维 过 程 的 规 
律 ， 研 究 和 设计 类 亿 人 的 某 些 智能 的 
智能 机 的 一 门 新 的 科学 技术 ， 是 计算 
科学 、 控 制 论 、 信 息 论 、 神 经 生理 
党 、 BASS SHER AD ee 
展 起 来 的 。 具 有 学 习 、 联 想 和 推理 等 
三 大 基本 功能 ， 是 模仿 、 延 伸 和 扩展 
人 的 智能 ， 实 现 某 些 脑 力 劳 动 自动 化 
的 技术 基础 。 它 的 理论 和 方法 主要 以 
专家 系统 的 形式 应 用 于 实际 。 

RMS X 射线 bremsstrahlung X 


i vay 高 能 人 射电 子 会 在 样品 原子 的 


ECG Pee, ， 在 减速 过 程 中 人 射电 
子 失 去 的 能 世 转 化 为 XX 射线 光子 ， 
RI BURSt X 射线 。 由 于 减速 过 程 


| 中 的 能 量 损失 可 取 任意 值 ， 韧 致 辐射 


HERNEET RERE X 
射线 ， 在 强度 的 能 量 分 布 上 没有 
特征 性 。 

SHS volumetric analysis X 
称 滴定 分 析 。 一 类 重要 的 定量 分 析 方 
法 .此 法 将 -- 种 已 知 浓 产 的 试剂 溶液 
{ 称 标准 溶 流 ) 出 洲 定 管 济 加 到 待 测 
物质 的 坛 液 后， 根据 完成 反应 所 消耗 
的 标准 蒂 液 的 体积 ， 即 可 确定 试 液 中 
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符 测 物质 的 含量 。 该 类 分 析 方 法 简 
使 、 快 速 、 谁 确 ， 特 别 适合 常量 组 分 
【含量 > 1%) 的 测定 和 大 批 样品 的 
例 行 分 析 。 容 其 分 析 和 包括 有 : RRI 
定 、 沉 注 滴 定 、 所 化 还 原 满 定 、 配 位 
(4) 滴定 、 手 水 溶剂 中 滴定 等 ， 
是 一 类 重要 的 定量 分 析 方 法 。 
ER 
制 一 定 体积 济 液 或 把 - 定 体 积 试 样 党 
液 稀 释 审 奶 一 更 大 体积 时 所 用 的 仪 
#8, AELE Im, 大 至 1L 或 更 大 的 
BWA BAA, 其 形状 如 下 图 所 


Ae KARRE, PAR. GRE 


i i, ERE (20 25ST) F, 
HRPA A OE HAR hE 
OSA SRR A) 时 . 其 瓶 内 所 
BR (BA) 体积 等 于 所 用 容量 
括 上 所 标示 的 体积 。 还 有 少数 容量 瓶 
被 制 成 其 出 型 , 即将 充满 至 标 线 处 的 
溶液 全 部 倒 出 时 , 其 溶液 体积 等 于 所 
用 容量 瓶 上 所 标示 的 体积 。 为 了 区 分 
ERARA BR, 在 瓶 上 分 别 注 有 
“人 ”和 ”出 ”字样 ,使 用 时 需 加 
注意 。 


SBF capacity factor 又 称 分 


volumetric flask 用 于 配 i 


; ACHE. RE., RRR. CASE 


色谱 柱 对 被 分 离 组 分 保留 能 力 的 重要 
和 参数， 用 大 表示 - "的 定义 是 某 组 分 
在 固定 相 和 流动 相 中 分 配 量 {质量 、 
体积 或 克 分 子 ) ik, MARRË 
示 为 

-组 分 在 固定 相 的 量 g 大 

组 分 在 流动 相 的 量 ”内 
AP, 天 为 分 配 系数 ; 及: 为 固定 相 
的 体积 {分配 色谱 )、 表 面积 (吸附 


| Gi). JLE CHI) 或 交换 容 
| 量 (离子 交换 色谱 }; WV 为 柱 内 流 


动 相 的 体积 。x' 值 友 者 ， 在 柱 内 保留 
强 ; 反之 ， ARS, 车 =0， 则 表 
未 该 组 分 在 固定 相 上 不 保留 desti 
得 的 保留 体积 即 为 死 体 积 (VW)。 参 
见 死 体积 条 。 

容器 捕 售 法 。 vessel catcher 是 一 
种 环境 试 样 的 采集 法 ， 此 种 方法 分 为 
REAR Ci) 压 容器 捕 集 法 。(1) 
黎 捕 集 法 有 两 种 操作 方式 ， 一 种 是 将 
ERA RRA AA HRA RZ 
i. POOR ZREAS. RURE, BR 
RY AR A ZR SR ty 
HAARET Pp; 另 一 种 是 将 的 子 放 
ERES (STAMH? HAA) 
内 并 与 采样 管 相连 接 ， 在 减 压 到 数 托 
上 压强 后 (1Tor = 133Pa) ， 待 再 回 到 
常 于 时 试 样 大 气 即 为 屠 子 所 捕 集 。 前 
一 种 方式 效 子 和 泵 都 不 能 使 用 可 引起 
待 测 成 分 浓度 变化 的 奢 料 ， 而 后 一 种 
HES TRASH, (2) REREH 
RARER. RAPAR OZ, 
HAS RE RR RAM C RERA 
RS RPK, RE, Ee 
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至 数 托 后 后 开 旋塞 而 捕 集 气体 试 样 。 |S ICA PUPA BR. BER 


加 IE 辅 集 法 则 出 效 有 两 个 旋塞 的 不 锈 


it (5L， 耐 奈 5x10'Pa}， 用 金凯 ， 
”有 了 视 改 性 剂 来 改善 流动 相 的 分 离 效 果 
| 和 色谱 峰 形状 。 


WARE AS tHE hn AR SI) 2 x 10° Pa, 
FRU, FT Hoe He. 

aS WW CR 
HEL CL Ts Ae Be HM I E 
L, amin ke e e ft EE 
PURE Sr, BUS ae 
极 化 曲线 进行 分 析 的 方法 。 该 方法 灵 
敏 庶 板 高 ， 其 测定 范围 在 10% ~ 
10°" mol ，EL， 检 出 上限 可 过 
10 一 mol“ 工 “， 在 痕 量 分 析 中 具有 
EHE: 所 器 结构 简单， 价格 便 
E, ETE: 应 用 范围 广 ， 在 周期 
EH, 已 有 30 多 种 元 素 可 进行 阳极 
溶出 分 析 ， 约 20 种 元 素 名 作 阴 极 溶 
出 分 析 ， 可 同时 测定 多 种 含量 在 
10 ?mol 。 工 -1 级 基 至 10-2mol - Le! 
级 范围 内 的 元 素 ， 而 不 必 有 预先 分 商 。 

PARR solubility product PPE 
度 积 常数 (solubility product con- 
stant) RREFERA. k 
和 湾 液 在 平衡 时 的 平衡 常数 ,常用 天 
表示 。 在 数值 上 等 于 以 平衡 系数 为 方 
次 表示 的 离 和 子 挡 度 的 乘积 。 葬 如 ， 
Ca, (PO, j (B) = 3Ca"* + PO, 
Ko = [Ca PIPO] o K Bil iid BF aS 
升 高 而 加 大 ， 各 类 手册 中 常 列 出 的 是 


25 避 的 六, 值 。 根 据 玉 ,的 数值 可 以 比 j 


较 同 种 类 型 (AB 型 或 AB, 型 等 ) 难 
溶 电 解 质 深 解 度 的 大 小 ，K,, ae sb, 
其 以 摩尔 浓度 表示 的 溶解 度 亦 越 小 。 
大 ,可 用 多 种 实验 方法 测定 。 

WIR solvent pump ”向 流动 相 


stripping voltammetry | 


SR ABE AR aS LPH FA BE BB SF 
在 色谱 分 析 体 系 中 .通常 是 用 来 输送 


PS Hl 2E solvent extraction 
method AAA By Jat TE T AS EE A) A 
相 中 的 分 配 特 性 不 同 进行 分 离 的 方 
法 、 通常 是 利用 与 水 不 混 溶 的 有 机 
溶剂 ， 借 助 禁 取 剂 的 和 作用， 使 一 种 
或 刀 种 组 分 进 人 有 机 相 ， 而 另外 一 
些 组 分 仍 留 在 水 相 中 ， 从 而 达到 分 
离 和 富 集 的 目的 。 它 是 一 种 常用 的 
分 离 和 富 集 方法 ， 该 法 具有 选择 性 
+. WEA. RB 4ER 
便 、 快 速 ， 以 及 易于 实现 自动 控制 
等 特点 。 

ZEAL 4) RE solvent extraction 
separation 亦 称 液 - 液 芋 取 分 离 。 该 
法 利用 与 水 不 相 混 溢 的 有 机 溶剂 同 
试 样 溶液 -- 起 振 莫 , RMN. 一些 杖 
水 亲 油 的 组 分 进入 有 机 相 中 ; A- 
些 亲 水 性 组 分 仍 留 在 水 相 中 ， 经 过 
BE. SEAN. 从 而 实现 
分 离 宣 集 的 目的 。 要 将 亲 水 性 的 无 
HATER AAA, ME 
P Be Wie Re Pe Sy PE RI BE ok HE 
化 合 物 (MESH. RHA) 
才能 实现 。 

ERP -h RHE 
spectrophotometry by use of solvent flo- 
tation and partial least square regression 
是 在 形成 离子 缔 合 物 的 被 测 体 系 中 加 
入 种 成 几 种 合适 的 有 机 化 会 
物 , 洲 解 ,分 离 及 评选 木 溶性 离子 缔 
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合 物 ， 然 后 进行 分 光 光 度 法 多 波长 测 
定 ， 所 得 数据 用 偏 域 小 二 习 法 处 理 的 
-种 分 析 方法 。 该 方法 将 富 集 、 分 离 
与 显 色 合 为 一 体 。 可 获 较 高 的 妮 繁 
E, 并 能 可 时 对 允 个 组 分 进 
行 测定 。 

溶剂 化 合 物 革 取 extraction of sol- 
液 - 液 蔡 到 的 : -种 类 型 ， 某 些 有 


vate 


DAA a mH a aca S| 
| RABIN IRE AAR A, le AD 


TRG VHS AB PRB E . É 
成 的 溶剂 化 合 物 可 革 人 该 有 机 溶剂 
Ha LAG A IT HE AT AR H PRL BK 
R, RARER. Ain, Hi 
BRR = TRER FeCl, 或 HFeCl,. 杂 


SRNR RAR RIM TEMES | 


物 茜 到 体系 。 


WNE solvent polarity ”色散 、 


A, ASS 4 种 作用 的 总 和 | 
越 太 ， 落 剂 和 溶质 分 子 之 间 的 相互 作 


用 就 越 强 。 次 剂 和 溶质 分 子 久 这 4 种 
方式 进行 相反 作用 的 能 力 称 为 湾 剂 极 
th. FARA SR BAA. imë 
剂 极 性 参数 P' 在 色谱 中 是 很 有 用 的 
RE. MEARS SE, tf 
TASHANA., SHARES 
数 是 相互 关联 的 。 

溶剂 极 性 参数 ”solvent polarity pa- 
rameter 是 衡量 溶剂 极 性 的 一 种 尺 
度 。 它 是 基于 溶解 讼 数据 导出 的 ， 在 
分 配色 谱 中 ， 洲 质 的 保留 决定 于 它 在 
两 相间 中 的 湾 解 度 ， 因 此 ， 沙 剂 极 性 
参数 可 以 较 准 确 地 度量 分 配色 详 体 系 
的 洲 剂 强度 。 

78 3A aE aK sol vent-impregna- 
ting resins «Hp RE 7-35 Ba by US Be He TE 


荣 取 剂 星 ， 使 树脂 交 联 的 骨架 内 含有 
SRA. ERUHAT SRA FH 


jPod A aR CL 
KARESA MRANA MMA 
P, REUB, SR a Es 


F, A mse AI oT. Z 
RE PA ALB Sy R 


| 甚至 以 单 分 子 层 分 布 在 整个 树脂 孔 障 


HEM. SPELT aH T ATE 


E. ABARI @ Amberlite XAD-2 树 
脂 ， 阿 拉 明 336 和 D EHPA 《二 -2- 乙 


i ECHR) SARA. RIMS RE 


AA 40% D;EHPA、 吸 附 钙 的 容量 为 
19. 1mg - g”“ 树 脂 。 上 自前 这 种 树脂 已 


| 用 于 铀 、 铜 和 销 等 元 素 的 分 商 。 


BHE solvent strength 在 液 
相 色 谱 中 ， 指 有 机 溶剂 对 样 喇 的 洗 脱 
能 力 。 它 是 播 述 落 剂 色谱 性 能 的 主要 
指标 ,自前 尚 无 统一 标准 定量 描述 不 
同类 型 液 相 色谱 体系 中 的 溶剂 强度 ， 
通常 用 相对 极 性 和 溶解 度 参 数 等 作为 
溶剂 强度 指标 。 

WAE solvent efficiency MEK 
作 “ 选 择 性 因子 ”". 用 a 表示 。 它 与 
相 邻 两 物质 在 固定 相 上 的 相对 保留 值 
rz 相关 ， 取决 于 和 敬 分 离 的 两 物质 和 
问 定 相 《( 液 相 色谱 中 还 与 流动 相 ) 
之 间作 用 能 力 的 差别 ,其 差别 越 大 ， 
越 有 利于 固定 相对 两 个 物质 的 分 离 。 
“表征 了 色谱 的 热力 学 过 程 ， 选 择 合 
适 的 固定 相 ， 可 以 提高 溶剂 效率 ， 达 
到 改善 分 离 的 目的 。 参见 相 对 保 
留 值 条 - 


溶剂 效应 solvent effect 通常 指 
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PRP BALE FE. REZEN 
种 类 的 影响 发 牛 变化 的 现象 。 有 的 溶 
剂 效应 只 影响 反应 速度 .有 的 则 会 改 


变 反 应 机 理 。 离 上 反应 在 气相 中 不 易 | 
进行 ， 在 极 性 洲 剂 中 很 容易 进行 便 是 


RFD ALPES FRY. PE FOE RT FER 


与 发 光影 响 很 大 ， 上 常常 使 最 大 吸收 或 | 


Be PAS oh RE RE EE. EA 
SCE St — AB FAT) SH ALP ER PE A e 


We. HUE TAR. Sp AT | 
影响 ， 符 合 Lippet HH; BARE | 
吸光 或 发 光 质 点 与 溶剂 分 子 间 的 氢 键 
| RGR. 溶解 氧 是 评价 水 体 自净 能 
核磁 共 拓 分析! 小， 溶剂 效应 则 是 指 


作用 、 配 合作 用 等 。 


化 学 位 移 随 溶剂 不 同 发 生变 化 的 效 
应 . 溶剂 对 核 屏 需 的 总 效应 可 由 五 项 
组 成 : o CRA) = on toy toy 十 
Trta, AP, o, 是 溶剂 本 身 磁化 
率 的 贡献 ， 采 用 内 标 时 ， 这 项 作用 很 
小 ,， 一般 不 予 考虑 ; oy BRT 
与 洲 质 分 子 之 间 的 范 德 华 力 的 作用 ， 


可 和 精微 改变 化 学 位 移 , 对 5 CH g | 


动 0 1 ~0.2, 对 其 他 核 可 能 大 些 ， 
但 相对 于 它们 的 化 学 位 移 来 说 仍 是 小 
的 ; oy REPEAL SY FA SS le ET 


溶质 产生 具有 方向 性 的 平均 效应 ， 在 | 


含有 劳 香 基 团 的 溶剂 中 ， 有 时 会 使 8 
CH) #53) -0.5, SATER (c= 
C, C=N) 的 浪 剂 会 使 8 CH) 移 
B+ {0.2 ~0,4); oy 是 溶剂 分 子 的 
电场 效应 ; eu 基 指 形成 气 键 的 作用 ， 
这 是 一 种 特殊 的 济 质 - 注 剂 间 的 相互 
作用 ， 当 存在 气 键 时 ， 则 它 对 化 学 位 
BHEMAEEM, MARS 
作用 的 影响 比 对 化 学 位 移 的 影响 要 


sD, SHR Aik Fe RRA Be 
KEH. 

溶解 度 参 数 solubility parameter 
旦 衡量 溢 剂 极 性 的 一 种 尺度 。 -个 给 
定 该 体 的 总 溶解 度 参 数值 决定 于 纯 液 
EPERRA. BEHERA 
氢 键 相互 作用 三 个 参数 的 总 和 。 对 于 
某 - 特 定 样品 类 型 .三 个 参数 中 的 任 
fal - -个 都 可 能 是 洲 剂 强度 的 较 
好 度量 。 

BWM dissolved oxygen; DO 3F 
解 于 水 中 氧 的 量 ， 以 每 升 中 氧气 的 人 毫 


力 的 指标 . HRA AGRE. Zak 
体 自 净 能 万 较 强 ; BMRA BE, 
表示 水 体 中 污染 物 不 易 被 氧化 分 解 ， 
鱼 类 也 因 得 不 到 足够 的 气 气 ， 窑 息 而 
KK. RMN, RA RKRS ERE 
来 ,使 水 体 发 自 。 水 中 溶解 气 的 含量 
同 空气 中 氧 的 分 压 、 大 气压 力 和 水 温 
有 直接 关系 。 在 正常 情况 下 ， 地 面 水 
中 溶解 气 应 接近 愧 和 状态 

ORE lysocyme 一 种 自然 存在 
TAH., AHIRE., ERRAR 
ZPR, SE SRE Ba 
Mii AIER pA o 

溶 应 试验 hemolytic test 细菌 学 
中 的 洲 血 试验 通常 是 检查 某 种 细菌 能 
香 深 解 血 平板 上 的 红细胞。 如 果 能 洲 


| 解 ， 在 血 平板 上 菌落 周围 会 出 现 完全 


透明 的 溶血 环 。 侈 疫 学 上 的 溶血 试验 
是 红细胞 与 相应 的 抗体 ( 洲 血 素 ) 


| 结合 ,激活 补体 所 致 ， 属 抗原 抗 


体 反 应 。 
FIM hemolysin CMe 


res 597 


rong 


PAS AT ST A Pt ee 
AS WAR. 它 损害 红细胞 
AB, (RST oe eh. 补体 结 合 性 强 
的 抗体 ， 溶 血性 链球 菌 的 链球 菌 洲 外 
RO (SLO) SS ae. OR 
有 淤血 作用 的 毒素 ， 约 属 这 类 因子 。 
WEARER. WAR A 
FEA ME, ARES. GORE ee 
VA TEPPET O a oy ae Fy E 
时 在 血液 中 
对 抗原 红细胞 发 生 特 异性 党 血 。 
BARGE solution method 用 样品 
WORM MPR. MEA 


体 样品 ， FRA F) 


一 些 红外 吸收 很 强 的 液体 ， 用 调节 
坚 度 的 方法 仍然 得 不 到 浦 意 的 谱 图 
时 ， 可 用 人 台 适 的 溶剂 稀释 滚 体 样品 
泛 惰 浓度 后 再 测定 样品 的 谱 图 。 由 


RAAT AAEM, BR 


得 整个 红外 区 的 光谱 是 不 可 能 的 。 
在 定量 分 析 中 .应 选择 对 分 析 谱 带 
无 干扰 的 溢 剂 ， 如 果 一 种 溶剂 不 理 
A, 可 使 用 混合 溶剂 。 

溶液 性 能 检测 器 solution property 
detector NMRA MER. 2 
WLS EE AD EE 

WAIE lysogeny 指 一 个 噬菌体 
以 原 蜂 菌 体形 式 在 细菌 中 作为 细菌 基 
因 组 的 . -个 稳定 的 成 分 而 存活 的 能 
A, RAKE Eaa pE E 
换 制 ， 如 将 宿主 细胞 用 紫外 线 处 理 ， 
原 噬 艺 体 基因 可 发 生 去 抑制 作用 ， 生 
成 完整 的 噬菌体 DNA, 随后 细菌 组 
胞 游 解 。 


TH swelling 在 液 相 色 谱 中 ， 


形成 的 ， 在 补体 存在 下 慨 ， 


指 有 机 聚合 物 基 质 的 填料 在 与 流动 由 
溶液 接触 后 体积 膨胀 的 现象 ， 

溶质 挥发 干扰 
terference ”这 类 干扰 是 由 于 去 溶 笑料 
的 挥发 速度 或 挥发 度 发 生变 化 而 引起 
的 ， 面 革 与 各 种 火焰 光谱 法 都 相同 。 
AAR RR SF A 
存在 而 引起 了 一 种 新 的 固体 相 造 成 


soluie volatizing in- 


-B RAA AE A A AS Td 


BEH., Ae TREBER 
决 于 被 测 元 素 和 干扰 物质 的 化 学 性 
质 ， 故 有 时 称 为 化 学 干扰 。 

溶质 性 质 检测 器 。 solute property 
detector FEMRE (m) 的 
某 一 物理 或 化 学 性 质 的 检测 器 。 在 特 
定 的 色谱 条 件 下 ， 它 只 对 党 质 的 性 质 
被 感 ， 而 流动 相 本 身 却 不 具有 这 种 性 
质 - 如 紫外 检测 器 测定 就 是 一 种 溶质 
性 质 检测 器 ， 它 是 检测 在 特定 波长 下 
溶质 的 紫外 吸收 强度 ， 而 在 此 波长 下 
流动 相 无 吸收 。 

熔炼 分 析 ”meting analysis 在 钢 
RADA PRM EDR RRS 
T, RAH- - 步 制 成 试 样 对 其 进行 
的 化 学 成 分 分 析 。 HBB SP BT ee 


1 示 同 一 炉 或 同一 铅 钢 液 的 平均 化 学 


HL. 

WB fusion ANGRA 
样 一 起 在 高 温 下 加 热合 试 样 分 解 的 过 
程 。 咨 融 法 一 般 公 乃 于 溶剂 不 能 分 解 
的 试 样 。 根 据 米 剂 的 性 质 可 分 为 碱 粹 
法 和 酸 熔 法 ， 碱 熔 法 适用 于 分 解 酸性 
HHE RREME., MAHA, W E 
有 Na,CO,, K,CO,, NaOH, Na,Q, 
或 它们 的 混合 物 ， 柄 熔 法 适用 于 分 解 
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碱 性 或 中 性 物料 ， 加 TiO. ALO, 
CrO. Fe, Z0, MEST. WE 
BES PER KHE E, SHARPER A 
A K,5,0, a KHSO,, Sait SR BRET 
HR RHE A TARE, HBR AL 
SEE a PEE a. 
熔融 指数 ”melt index: MI VK 
培 融 流动 指数 ， 是 一 - 班 皮 上 暴 培 体 流 动 
特性 及 分 子 其 大 小 的 指标 。 热 塑性 树 
ABE REY 190% | at 2 lOmin, 
负荷 为 2160g 时 ， 通 过 直径 为 0 20m 
《0.0835in) Roi 1M fs LET FE PY 
HABE. TAE EAE Rp a i] ee 
RUSE CAAA. JPH ei Or A e 
Æ. ABS. REZE, RAES 
脂 。MI 值 越 低 ， 树 脂 的 分 子 量 越 高 。 
RZ. ti Ot OAR AD GS Be GE RO 
在 0. 1 ~20, 
ERR bead test 


BERR A tk AA AE TE RE 
HEIE, EEKE bP Re 


KR, ARRE LAS RAR ; 


USA, HARES RE AE BR BE 
以 及 在 加 热 或 冷却 时 的 颜色 ， 可 以 初 
步 判 断 试 样 中 含有 哪 种 元 素 。 例 如 ， 
对 含有 Cu PROPER, Db BR RE 
气 化 焰 中 加 趟 时 呈 绿 色 ， 冷却 后 星 淡 
蓝 色 ; 在 还 原 熔 中 加 热 时 呈 无 色 ， 冷 
却 后 时 红色 。 

绒毛 促 性 腺 传感器 human chori- 
ome gonadotropin sensor fF UA ae 
毛 保 性 腺 的 传感器 ,绒毛 促 人 性腺 为 -- 


一 种 干 法 定 | 
HARR. HM WRR) 或 | 


融合 点 coalescence point {R 
换 实际 上 是 同一 物种 的 :个 简 并 体系 
的 相互 转变 ， 如 次 ,六 -二 甲 基 酰 肪 类 
化 合 物 ， 由 于 栈 胺 C 一 N 键 具有 部 分 
的 双 键 性 压 ， 因 此 N- 甲 Re) fe A 
由 互 模 位 置 府 存 在 着 与 C 一 0 REI 
式 和 反 式 位 置 ，N- 甲 基 在 此 两 位 置 几 
率 相 等 ， 旦 线 宽 也 一样 。 当 体系 温度 
HiRes Sate BB. 六- 甲 基 获 得 
动能 ， 克 服 旋转 位 垒 而 互相 交换 ， 
NMR ih BS FY Se BR web g a SET 
OW, 继续 蛮 成 尖 锁 单 峰 .这 个 由 
“ 双 ” 峰 线 型 刚刚 合并 成 单 宽 峰 线 型 
的 点 称 为 融合 点 ， 该 温度 称 为 融合 温 
度 。 通过 对 变温 实验 的 分 析 可 获得 该 
内 旋转 过 程 的 旋转 位 又 和 一 系列 反应 
速度 常数 。 任 何 化 学 交换 的 体系 ， 当 
改变 温度 或 pH 值 等 条 件 时 和 将 发 生 谱 
峰 的 详 位 与 峰 形 的 变化 ， 当 体系 的 包 
峰 刚好 重 秋 为 一 个 峰 时 称 为 融合 ， 此 
时 温度 值 或 pH 值 被 称 为 融合 点 的 温 
度 或 融合 点 的 pH (A. 参见 化 学 交 
HR. 

肉 类 及 肉 制品 分 析 meat and meat 
product analysis AAR Hil aa aT 
括 盐 分 、 脂 肪 、 水 分 、 淀 粉 、 化 学 残 
留 物 舍 量 测定 与 营养 分 析 等 。 

肉 制 品 分 析 meat products analysis 
有 关 各 种 肉 类 的 分 析 技 术 。 内 与 肉 制 
WAPRES, EU REA ARE 
ARAL, KAE, BEAN. AG. H 
烤肉 、 熟 于 肉 等 ， 分 析 监 测 项 上 日 也 有 


: RRE. HRES ARTERE 


HERE, Ep FIRE | MERE, ROAR AHAIA 


要 指标 。 


定 。 降 制品 的 卫生 标准 包括 亚 硝 酸 
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ik, FIF- [e] EMEK, 
对 网 制 品 在 加 七 后 的 水 分 和 酸 价 的 范 
于 也 有 控制 指标 。 

WAAR peristaltic pump EHIE 
AHL, AiR. HR (aR aR). JE 
AW ERR SLABS aR. 


HARENA LP ， 


PEH. Rk BAH zR 
SRR ATES. BSR AA R A AE E 
SER CR, 沪 轮 与 电机 的 
fe ha oR PR Ta. 压 盖 分 为 宗道 
一 体式 、 分 道 式 和 压 带 式 。 前 两 种 
SE MH BERRA. 压力 调节 
装置 要 求 易 调和 调 后 不 自行 变化 。 
REE A AA: Tygon ( 2 BR PVC, 
PRR) RGMRRRES, 
Maxi ARABIA 


压 盖 之 间 连 续 受 到 挤 压 ， 使 泵 管 具 
有 吸 液 和 输液 的 功能 。 流 速 是 出 家 


头 的 转速 条 管 的 内 径 和 压 盖 的 起 


晤 程度 决定 的 。 蠕 动 泵 价格 比较 便 | 


宜 ， 能 满足 FIA 和 CFA 的 要 求 。 
乳剂 特性 emulsion characteristic 
是 感光 乳剂 的 感光 特性 。 感 光 乳 剂 中 
ACR ARR. RABIES 
W. EPLER EERE, 
AEH), BALA ER Roem 
ah, FR es (ie 5 ARE Se 


制 成 乳剂 。 乳 剂 受到 光 的 照射 后 省 化 
银 乳 剂 分 解 成 省 原子 和 银 原 子 。 当 银 


的 质点 达到 一 定 程 度 时 就 形成 潜 影 中 
bo 显 而 易 如 ， 单 位 时 间 内 乳剂 受到 
光量 子 的 数 日 越 多 ， 则 光化学 反应 进 
行 得 也 就 越 快 ,生成 的 银 原 子 也 越 
多; 经 显影 后 所 成 像 也 就 越 黑 。 因 此 


: 附 聚 型 阴离子 交换 剂 。 


ip SAE >, APES A SAE Be Ae Be 
了 兆 的 强度 . 

屯 寿 特性 曲线 emulsion calibration 
curve 强度 为 了 的 光 ， 在 感光 乳剂 上 
产生 -- 定 的 照度 点 ,照射 时 间 :后 ， 
ERHAN LER- ERRER H= 
Et. MES 与 曝光 量 WK HA, 
称 为 感光 板 的 乳剂 特性 曲线 。5 = 
YlogH ~i， 成 中 ，y 是 乳剂 特性 曲线 
直线 段 的 斜率 ， 称 为 反衬 讶 ; HER 
32; i ESHERI AKHAN, E 
延 量 的 倒数 表示 乳剂 的 灵敏 度 。 

乳胶 附 票 型 离子 交换 麟 ”latex-ag- 
glomerated ion exchanger 将 粒 径 比 基 
GME DE SARA th LE 
UN). Bit TE ALD ee 
Be Me CE EE Be He 
A US A PR Se ea 
合 物 微粒 ( 粒 径 约 为 0. lum) HR 
PAAR HE RK ZH Se HE Dy EI 
(RES ~25pm) 表面 ， 即 得 到 乳胶 


FRM MINH latex agglutination 
test; LA 将 特异 性 抗体 或 抗原 ) 


， 吸附 于 乳胶 壬 粒 上 ， 通 过 此 吸附 抗原 
| 《或 抗体 ) 的 乳胶 显 粒 与 相应 抗体 
| 或 抗原 ) 结合 ， 在 一 定 条 件 下 产生 


By, aE SA ee, A GA Sl eh E 
的 目的 。 

Aw BSH milk products analysis 
ARABH SORA, FFL E 
营养 丰富 、 容 易 消 化 吸收 的 食品 ， 其 
品种 范围 包括 消毒 牛奶 及 酸 牛 乳 、 全 
E FLE. IRPL. AEF, Pm., 


| 硬 质 干 本 等 乳 制 品 。 其 卫生 标准 对 于 
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鲜 乳 要 求 密度 、 脂 肪 RRR Ae i 


ERA, ae ELA E, NOAA. R 
H. RHEE TI He ae AIr RK 
标 。 对 员工 后 的 乳 制品 除 上 述 鲜 乳 的 
部 分 指标 外 ， 还 有 铅 、 制 和 锡 等 金属 


指标 。 
人 入射 狭 链 ” entrance slit BAEZ 
的 组 成 部 件 之 o AREER 


MH, Ae, HA : 


有 锐利 边缘 的 多 属 片 组 成 ， 其 两 边 必 


RTS SALTS. SARA STR 
起 着 光学 系统 虑 光源 的 作用 ,， 光 源 发 
出 的 光照 射 并 通过 人 射 狭 儿 ， 经 色散 
元 件 分 解 成 不 癌变 长 的 单 色 平行 光 
东 ， 经 物镜 聚焦 后 ， 往 焦 面 上 形成 一 
系列 狭 多 的 像 ， 即 所 谓 的 光谱 /， 因 为 
人 射 狭 多 的 任何 缺陷 都 直接 影响 谱 线 
的 轮廓 与 强度 的 均匀 性 ， 所 上 凡 对 狭 链 
要 仔细 保护 。 

WES sot ionization 低能 量 电 
离 方式 的 总 称 。 传统 的 电子 电离 
(EI) WH, EHR BAER (eV) 
BYE PRES Re a. BRR A 
离 方 式 。 而 后 来 发 展 的 CDCI、 
FIYFD, FAB, ESI, APCI, MALDI 
等 各 种 电离 方式 ， 在 电离 过 程 中 斤 乎 
没有 额外 的 内 能 传递 给 样品 分 子 ， 形 
成 的 分 子 离子 一 般 不 再 分 解 ， 所 获得 
ES TR PRET TR TT. 
这 些 电 离 方式 通称 为 软 电离 技术 。 

软 脉 冲 Fag BA ts fe a BE 
5 KAP 

软 脉 冲 囊 子 自 旋 回 波 包 络 线 调制 
soft pulse electron spin echo envelope 


modulation ”采用 选择 性 脉冲 的 电子 


soft pulse 


Hteli mtt m] (ESEEM)。 常 
REJI ESEEM {E fe it Sie A BE 
测 所 有 的 允许 和 禁 阻 跃迁 ， 而 软 脉 冲 
ESEEM 则 是 激发 和 检测 其 中 某 一 版 
迁 。 有 具体 方法 是 将 常规 的 双 脉 冲 ES- 
EEM 的 脉冲 序列 (90° -r - 180° - 
7- 回 波 } 中 的 180" 脉 冲 分 为 两 个 
90° 脉 溃 、 形 成 三 脉冲 序列 90° 一" 
-90° -7'-90° -7 - E), HAH 
FAs Tl a ee Sa, BIRT > 90° Bk 
WA y,, WB 3 O° RRA, 【与 
此 等 价 的 序列 是 3 90° Bi i AD ST R 
HA n. BEWE 3 个 90°* 脉 冲 时 
问 时 施加 脉冲 磁场 )。 这 样 若 第 1 个 
g" 脉 冲 选择 性 激发 了 某 一 个 ESR BR 
ce, WAP mb Ee eH 
在 7 时间 内 逐步 去 相干 ; 第 2 个 90° 
脉冲 熏 该 相 下 以 级 向 磁化 的 形式 保持 
在 -z 轴 方向 土 ; Be’ (>r) 时 间 
后 施加 的 第 3 个 9? 脉冲 的 频率 与 另 
一 个 ESR 跃迁 《与 前 一 个 跃迁 具有 
共同 能 级 ) 的 频率 相近 ， 则 会 在 平 
面 上 再 次 形成 电子 自 旋 相干 ， 并 在 + 
HES ERR. BTHE PMA 
干 和 再 次 形成 相干 分 别 涉 及 到 两 个 不 
同 的 跃迁 。 与 常规 双 脉 串 ESEEM 相 
比 ， 软 脉冲 ESEEM 所 采用 微波 脉冲 
的 能 量 要 低 很 多 【 故 称 为 软 脉冲 ) , 
H#EH WAA F100 MHz By AR ERIE 
HE, 

软 【 质 } SARE sofi gel 指 机 械 强 
REUK., ANT RE EE AO}, AS 
RE AER AR. RAR A 
yA SCR BE A RES EEA BL 
TA see, DA PRA 
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RERA HURA PR, LAE 
低级 醇 ) 体系 。 

k X Hee soft X-ray source 起 
指 X FER BE Gb eRe E X S 
线 。 — ALR AE Bt Ze 2000eV 以 下 的 % 
射线 称 为 软 X 射线 。 在 光电子 能 谱 
分 析 中 常用 的 Mg K, MALK, 均 属 于 


软 X 射 线 。 软 区 射线 的 穿 透 能 力 相 ， 
， 运动 方向 发 生 改 变 ， 而 光子 与 分 子 之 


ATP, HRSA BATE. 
瑞 利 比 Rayleigh ratio 
表征 一 个 体系 的 散射 能 力 ， 它 与 人 射 
光 强 和 检测 器 件 的 几何 形状 无 关 ， 而 
只 与 散射 体系 的 本 身 性 质 有 闫 .证 以 
用 下 列 公 式 表 示 。 
wn ob 
da V's 

AP, h WAREZ; L 为 散射 光 
强 ; FASE Se -A AAH R 
径 ; Vs 是 和 散射 体积 ; 8 是 散射 角 。 
ReFIF(D Rayleigh criterion HF 
光 的 衍射 ， 一 个 发 光 点 的 像 点 光 强 分 
布 不 是 均 色 的， 而 是 由 中 心 亮点 与 环 
绕 它 的 洗 志 问心 环形 成 的 弥散 班 
CRON Airy HE). EA RSS 
间 出 强度 为 零 的 暗 环 分 障 - 将 Airy 
考 的 强度 分 布 着 成 曲线 ， 成 为 在 峰值 
最 大 的 中 央 极 大 两 倘 有 对 称 分 布 峰值 
强 访 逐 渐 减 小 的 各 次 级 极 大 ,被 此 间 
有 强度 为 零 的 第 一 家 小 、 第 二 极 
…。 车 两 像 点 彼此 移 近 ，、 直 至 


ay oe 


BRK | 


R: BARBIE, TIMOR 


ils, BOS EERE RES) IRIE, HEER 


一 个 像 点 Airy 斑 的 中 央 极 大 与 男 一 : 


个 像 点 的 第 --- 极 小 正好 重合 时 ， 此 时 
合成 强度 分 布 曲线 上 在 两 个 中 央 被 大 


-个 点 像 了 。 所 以 ， 瑞 利 判 则 是 从 衍 
射 花样 角度 提出 最 小 可 分 辨 的 判断 根 
据 ， 是 光学 (光谱 } 分辩 率 的 公 
TAF. 

瑞 利 散射 ”Rayleigh scattering 光 
子 与 分 子 相互 作用 时 ， 若 促 是 光子 的 


BE A BEB ok a, BR OE a a 
和 人 射 光 频 率 相 同 ， 这 种 散射 称 之 为 瑞 
利 散射 。 

PE feeble magnetism 包括 须 
Bi bet. E5 EKET 
ÁBHAR, ARERR AR 
取向 时 的 弱 的 磁性 ， 即 因 热 运动 抑制 
了 由 交换 相互 作用 所 引起 的 自发 磁化 
体 ， 其 磁化 率 均 较 小 。 但 通常 反 铁 磁 
性 不 包括 在 内 。 

弱 碱 性 阳 离 于 交换 树脂 weak- 
base anion exchange resin 离子 交换 
TORRE A SSR OCH. RAR AR 
AR FA. SWERE 
Mae PES, Be 
LE., SUMP RI, ARE 
代 试 剂 处 理 而 获得 。 如 与 六 亚 甲 基 四 
胺 反应 可 得 伯 胺 树脂 ， 与 伯 胺 反应 可 
得 仲 腔 树脂 ,与 仲 胺 上 反应 可 得 报 
Hee AR 

Be 


weak pitch ESR $n HEHE Gh 


| 煤 样 的 一 种 ， 一 般 主要 用 于 确定 ESR 


之 闻 有 约 20% 的 四 陷 ， 瑞 利 判 期 试 
为 此 时 两 个 像 点 刚刚 能 被 分 辨 成 两 点 | 


谱 仪 的 灵敏 度 及 信 品 比 。 相 对 于 强 煤 
i. SRP ARE TR (KC 
中 含 0.0003% AY HE). 其 g 1H th 
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为 2. 0028, 
BRA KH 
AX, A,X, A,X, A,X, #1 AMX 系统 
SRLS RR. Et aE 
BREF EAS EIN 


weak coupling system 
Pung 3y 


HASH, Mase, CHB | 


F—-ROB i, ROTA (2nf4+2) $f 
律 来 处 理 , 1 = 二 核 则 符合 (n+1) 


规律 。 这 时 谱 线 强度 比 应 按 一 项 式 系 : 


数 之 比 决定 , 3 与 / 值 可 从 谱 图 上 真 方向， 可 产生 禹 铁 磁 性 。 


ith, 

Pk E ipik dark-field image of 
weak beam 7E Ù BBG Al FASS ti g 
斑点 形成 的 衍射 图 案 。 在 研究 晶体 缺 
陷 方 面 应 用 广泛 ， 比 明 场 像 和 中 心 暗 
PQA SBR. 实验 时 使 样品 
相对 电子 束 远 离 布拉格 反射 位 置 ， 利 
用 极 弱 的 一 阶 街 射 束 作 中 心 暗 场 像 ， 
在 晶体 的 位 错 中 心 附 近 ， 总 有 些 晶 面 
能 满足 布拉格 条 件 而 形成 强 衍射 束 ， 


他 们 在 弱 束 暗 场 像 中 呈现 为 桂 度 较 强 ， 


的 细节 。 

Ae PAS AR weak-acid 
cation exchange resin 这 种 阳离子 交 
换 树脂 以 含 羧 酸 基 的 为 和 多， 母体 有 范 
香 族 和 脂肪 族 丙 类。 聚合 单 体 可 以 采 
FS SEG ROR ARE LARE GE 
HEKA 

BEHERATZEA weakly acid- 
ic cation exchanger $ F arp OER 
HAREE GEE) 基 团 的 阳离子 
变换 剂 。 适 全 于 碱 金 属 和 碱土 金 属 离 
TRIES AS. LA Aah eee TH 
BS o 


SS ER REE weak ferromagnetism 
FERREE PE aR ee, Sl 
mith, AR ARR M, 只 有 
a8 AE RE TER looo ~ 17 looo 的 磁 
TEER ASE TE., FRE Ik TRE M, 
RE ce ey H, 磁化 曲线 由 M = 
M,+yH HP. ‘TR ERRETE-PEL E 
化 率 x E M, 消失 的 温度 时 具有 极 大 
H. ERREP, Say (RA 
F) PRP Re] Ded Op HE 
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S 


WHEE sample blow in technique 
EO DE PES A i A oe F ZE ne a ts 2 
进行 燕 发、 分析 的 方法 。 与 直立 电 
概 装 样 法 相 比 其 主要 特点 是 : 01) 
JK AF A BB O TE ROBY BT. 能 
PRUE A BATE SLE A IR, aT 
谱 线 强度 估 ， 央 而 能 改善 绝 大 争 数 
易 挥 发 元 素 和 中 等 挥发 元 素 的 检 出 
限 ; (2) 出 于 发 射 诬 线 强度 大 ， 
因而 可 以 缩短 曝光 时 间 ( 24 FF LO ~ 
15s) ， 提 高 分 析 速 度 ; G) TER 
弧 时 间 内 ， 试 样 始 煞 均匀 不 断 地 进 
ASME, AMM t nK 
ERFDE, MERE. iA 
mh, TOR i R ETE R Ht A 
比较 稳定 ， 从 而 提高 分 析 结 果 的 青 
现 性 ; (4) WFD, 
而 无 法 利用 分 饮 效 应 来 避免 谱 线 的 


FR: (5) 在 试 样 哲人 人 弧 焰 的 过 | 


EP, iA RU A FE RR, 
TE Fi EEE a TR I eh BA, 
萨 氏 法 ”Somogyi method 一 种 测 
EGR ES oe (质量 百分数 ) 的 方 
法 。 样 品 用 水 或 乙醇 谤 液 提 取 ， 洽 清 
WA TL at HM EER CRE Rt 
AD St, RBA 
ERIE Pe, Sit BU ES 
WEWER ERRAR, EER 
RMA He, RE 


WEARER, HL FA 
”样品 中 还 原 糖 的 会 最 (质量 百 分 


BL) 。 


EE Ht = 00% 


{¥-V,} xSxf 
mx a x 1000 
AP, VL, 分 别 为 回 滴 样品 和 空白 
PEE HE TE a TR a RENE oe 
A, m; S AMMAR RM (mg. 


| ml"), Bl im! O. 005mol - L pitti 


酸 钠 标 准 溶液 相当 于 还 原 糖 的 量 ; / 
为 硫 代 硫酸 钠 标 准 洲 液 浓 座 校正 系 


| 数 , f= 实际 浓度 /0.005; m 为 样 晶 


Bios V 为 样品 提取 液 总 体积 ， 
mol; V, 为 测定 时 使 用 样 昭 提取 液 的 
ER, m, 

EPEE Zeeman broadening 由 


| 于 在 强 磁场 中 谱 线 分 裂 所 引起 的 变 


宽 。 在 通常 的 原子 吸收 光谱 分 析 条 
APPUUATS HH. £5, wwe 
AE 

RBOR 
应 条 。 

BRE Zeeman energy levels 
见 吉 里 效 皮条 。 

MBA Zeeman effect 外 磁场 
SERED. WA a 
态 的 正常 简 并 麻 的 效应 。 在 磁场 作用 
下 ， 谱 线 分 逆 为 风 条 偏振 化 组 分 ， 订 
以 观察 到 骞 曼 效应 。 分 裂 后 诺 线 的 间 
FA ER aR BE RTE: 谱 线 成 分 沿 
RE ME. OK, H 
SAT Re i A SE 
AAR. ESR HBS 
(P. Zeeman) 在 1986 年 发 更 的 。 由 


Zeeman split awe et 
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FAm h REE AA RE oe 


I-AR, AE DEA 
CHA RS ESR | 
应 , 将 其 他 不 符合 党 伦 兹 理论 的 谱 线 


Fy BAAR A aS ES. 在 正常 
塞 受 效应 中 ， 每 条 谱 线 分 裂 为 一 条 ， 
中 间 的 一 条 称 为 5 组 分 ,其 频率 不 
受 碰 场 的 影响 ; 位 于 两 侧 的 其 他 两 条 
BRA o HER, HEEN EE E A iE 
加 的 磁感应 强 虚 成 正比 的 改变 。 人 在 反 
常 塞 曼 效应 中 ， 每 条 谱 线 不 只 分 型 为 


三 条 ， 而 是 分 裂 为 更 多 条 ，、 究 竟 分 型， 
为 几 条 ， 由 谱 线 的 性 质 决 定 。 现 在 知 | 
道 ， 反常 塞 曼 效应 是 原子 诺 线 分 裂 的 


普遍 现象 ， 而 正常 塞 曼 效应 反而 是 特 
殊 现象 ,仅仅 是 在 原 了 的 电子 的 总 直 
RAR ARRAS, SAS mA 
时 才 出 现 的 特殊 现象 。 只 有 单线 结构 
的 谱 线 才 表 现 为 正常 塞 癌 效应 ， 双 重 
钱 和 更 复杂 的 谱 线 在 红 政 场 中 均 表 现 
为 反常 塞 最 效应 ， 

WBS WE WR) 
effect background correction FE Sif 
在 外 磁场 作用 下 发 生 分 裂 后 波长 不 加 
及 其 偏振 特性 校正 背景 的 方法 ，1969 
年 由 普尔 格 CM. Progger) 和 托 尔 格 


(R. Torge) 提出 。 塞 曼 效 应 校正 背景 | 


分 光源 调制 法 和 吸收 线 调 制 法 两 大 
类 ， 以 后 者 应 用 最 广 。 吸 收 线 调 制 法 
分 恒定 磁场 和 可 变 磁 场 两 种 调制 方 
式 。 和 恒定 磁场 调制 方式 是 在 原子 化 器 


上 施加 一 垂直 于 光束 方向 的 恒定 磁 | 
场 ， 在 磁场 的 作用 下 ， 吸 收 线 分 烈 为 


T 和 和 o ”组 分 ,前 者 平行 于 三 场 ， 与 
吸收 线 的 波长 相同 ， 后 者 简直 于 磁场 


方向 ,波长 偏离 于 吸收 线 渡 长 。 光 源 
共振 发 射线 通过 起 假 器 后 变 为 贪 振 
光 ， 随 着 起 偏 器 的 族 转 ， 某 时刻 有 
半 行 于 磁场 方向 的 篇 振 光 通过 原子 化 
器 ,吸收 线 a 组 分 和 背景 产生 吸收 ， 
调 得 原子 吸收 和 背景 吸收 的 总 吸光 
E: 在 只 一 时 刻 有 垂直 于 磁场 方向 的 
偏振 光 通 过 原子 化 器 ， 由 于 偷 振 方 向 
不 同 ， 不 产生 原子 吸收 ,但 仍 产 生 背 
景 吸收 ， 油 得 的 只 是 背景 吸光 度 。 商 
TKR RR, RTE 
景 吸收 的 净 原 子 吸收 的 吸光 度 。 可 变 
吏 场 调制 方式 是 原子 化 器 土 加 一 电磁 
铁 ， 电 磁铁 仅 在 原子 化 防 段 被 激 磁 。 
EER. 测 得 原子 吸收 和 背景 吸收 
HAREE: aR, MEDR 
器 除去 平行 于 磁场 方向 的 偏振 光 组 
分 ， 有 内 让 垂直 于 磁场 方向 的 含 振 光 组 
分 和 通过 原子 化 器 ， 测 得 背景 吸收 的 吸 
HE. FSAI S EE 


i 扣除 了 背景 吸收 的 净 原 于 吸收 的 吸光 
Zeeman | 


度 。 塞 曼 效 应 校正 背景 的 优点 是 : 
(1) 能 在 190 ~ 900nm 全 波 范围 内 校 
EFE; (2) 在 分 析 线 或 非常 接近 
(0.0lnm) 分 析 线 波长 处 校正 背景 ， 
测量 和 和 参 比 光 东 来 自 同 --- 光 源 ， 精 
确 地 通过 同一 光路 和 分析 体积 ， 以 
一 个 简单 的 光学 系统 获得 了 真正 的 
双 光 束 仪器 的 效果 ， 不仅 能 补偿 光 
RHR SAE. mA eee ek 
Mise we. Be Ro ES 
数 很 天时， 基线 仍然 非常 稳定 ; 
(3) ROE Rad RE ASR, AR A 
HOE AR RE A 2.0 WARM 
Ww. AAR EAR, O 用 
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#3 = san 


WER op ey BY m 和 gg* 组 分 分 别 进 
行 吸收 测 定 ， 可 以 扩展 工作 曲线 的 
线性 动态 范围 . 缺点 是 较 正 曲线 有 
BPs OL. OR HA TH EH A ial 刘 
BO, Fp HEC Se HAM ae od Be RE LE A AL 
Ba TOR RA RR. RAT 
Pew hk. W E RAE Ee 
本 接近 于 常规 原子 吸收 光谱 法 。 
RRR TF RAH RH Zeeman 
atomie absorption spectrometry; ZAAS 
HA A 2 E F R BE TIR AOE 
WE. 1976 年 日 本 日 立 公司 推出 了 
第 一 台 塞 曼 效 应 扣除 背景 的 藉 子 吸收 
光谱 仪器 ，1990 Æ ¥ [5 Perkin-Elmer 
ARETHA LA i ini 
E R a di] BR AD OR HG HE A 
a3, SR PUA SP, DA 
分 布 均 印 ， 获 得 了 最 佳 的 等 温 厌 下 化 
条 件 ， 有 效 地 路 低 和 避免 基体 效应 和 
记忆 效应 。 光 源 发 射 光束 方向 平行 F 
BE, Wii iy EBM inl SE ae AS, 
EAP n He, EN ET, 
与 通常 的 原子 吸收 光谱 分 析 一 样 ， 测 
得 的 吸光 库 昆 原子 吸收 和 背景 吸收 两 
FRAME, SEREH., Hir 
豚 收 线 分 烈 为 组 分 ， 共 振 发 射线 
tito 与 a’ 组 分 波长 的 中 间 ， 不 为 
THR TRU, LAR, W 
UCU EUR EEH., ARRE 
R, TB) WT 3} AT oe OR EO OE H 
何 损失 。 
west it 


plug flow — --- BPR EH 


型 ， 电 渗流 的 流 型 为 扁平 型 ,也 称 | 


“FW”. M HPLC 的 液 流 流 增 为 抛物 
线 状 。 


塞 式 流动 plug flow 流体 的 … 种 
流动 方式 ， 在 色谱 分 析 中 是 指 在 进 样 
HY, Eiu CK) ZR A E A 
“ 塞 子 ” 式 的 方式 流 人 色谱 性 的 进口 
端 ， 也 邯 样 蛙 不 被 流动 相 所 稀释 。 这 
种 流动 方式 可 使 样品 在 柱 端 形 成 好 罕 
的 扔 始 谱 带 宽度 ， 达 到 获得 较 高 柱 效 
HAR, RARER ERIE 
式 流动 ， 

FEMA Sayre equation WE 
ara A SEA PM RAAR, E 
具体 形式 为 
Fy = hs % > PF Fis i 
SRA. Pas Frer 和 Fy aka 分 别 
ERG bl ARV RA Rk AE, 
7 -的 结构 因子 ; 0, E E ee 
因子 。 上 式 从 表面 上 看 并 无 用 处 ， 因 


| 为 要 测定 一 个 结构 因子 需要 事先 知道 
， 所 有 其 他 有 关 结 构 因 子 的 相 角 和 数 
| 值 ， 但 是 ， 对 于 四 心 对 称 的 空间 群 而 


言 ， 当 加 和 式 中 有 一个 乘积 数值 较 
A. MWA RRA, WE Fy, 
的 绝对 值 也 很 大 时 . 通常 就 可 以 用 这 
个 乘积 定 出 Fi 的 相 角 。 在 实际 工作 
中 ， 就 是 选 绝对 值 大 的 归 一 化 结构 因 
F Eyer M oe oes 推导 求 出 Fug 
的 相 角 ， 也 就 是 所 的 相 骨 。 

三 标准 试 样 法 method of three 
standard samples 根据 公式 IgA = 
blige + lg4 用 内 标 法 进行 光谱 定 基 分 
ft, AU .- 套 已 知 含量 的 标准 样品 
做 出 jgR-ige 工作 曲线 ， 然 后 根据 试 
样 的 分 析 线 对 相对 强度 对 数 gR, E 
TFH ER H lge.， 进 而 求 出 元 素 


! FE e OR AR lege 工作 曲线 时 ， 


曲线 的 斜率 等 三 自 吸 系 数 5。 由 于 制 
PE TYE HE BR HE H -RETA = 


个 , 因此 这 种 方法 称 为 二 标准 试 ， 


样 法 。 

SEs BaP St FH BY 
以 有 多 于 一 个 的 未 偶 电 子 : 例如 ,和 氧 
介子 有 6 个 电子 .根据 分 于 轨道 理 
iÈ FO a a aS ef HF 
Fri GRE Ar Se SB AS A eR 


triplet 


这 种 含有 两 个 自 旋 平 行 的 未 偶 电 子 的 ， 


分 了 称 为 三 重 态 分 子 。 除 了 氧 分 于 那 


样 的 莽 态 三 重 态 外 ,不 少 原子 和 分 子 ， 


可 以 通过 油 发 面 形成 激发 三 重 态 ， 

三 重 访 机 理 
了 对 
态 电 子 概 化 的 理 兴 之 --。-- EE ae 
TARR BARR ESHA 
间 寓 跃 的 速记 因子 能 级 的 不 同 而 不 
同 ， 所 以 在 廊 场 中 的 二 重 态 分 子 会 发 
FARRE, ZERE 
分 解 或 夺 氧 反应 生成 自 击 基 对 时 ， 这 


triplet mechaniam ; 


AY A a SHE RGR TRL, RE ， 
| RUF CRU A i e ae 


EE 


是 三 重 态 杖 理 。 
_ 三 刺激 信 tristimulus value 
种 颜色 的 客观 广 法 。 RELIED = 
原色 构成 三 原色 系统 ， 并 以 RGB 三 
PHA Ao = RM, BK 
RCB 色 度 系统 . 
度 系 统 ， 并 以 斜体 XYZ 表示 
值 。 平 常用 色 品 坐标 表示 ， 在 标准 刺 
MART, UD BK x, y 

2 表示 。 
x 


¥ 
了 


=ESURRE ILS RS a 
| 权 ORV IE) 和 -个 阴极 ， 使 整 


EERTE | 
| 电极 外 面 均 有 陶 况 套 简 并 通 有 电极 


现在 多 采用 标准 色 | 
三 刺激 | 


| 


| 


_ 4 
A+¥42 
FAW, aw ty teal. 

三 电极 体系 
由 工作 电极 、 对 电极 和 参 比 电极 三 根 
电极 构成 的 体系 . 

= ARMS BH three ele- 
trodes argon plasma 它 导 直流 等 离 于 
体 的 -种 ,通常 使 用 的 工作 气体 为 握 
气 ， 因 此 区 称 为 三 电极 氢 直 流 等 离子 
体 。 直流 等 离子 体 按 电极 配置 方式 基 
PPS HA: BAA MAR ARS 
离子 体 、 倒 Y 形 双 电极 直流 等 离子 


three-electrode system 


| KAY PHS BRAK. 


ZEREN AR TRH A 


T CAE Fi) 处 于 志 场 
控制 下 ， 因 此 三 电极 直流 等 离子 体 县 
有 很 好 网 稳定 性 。 三 电极 等 离子 体 的 
两 个 阳极 是 碳 树 ， 阴 极 是 忽 样 ， 三 
气 一 一 氨 气 :三 个 电极 同时 从 套 简 中 
ARSE). A fea, RH 
RATS EH. 样品 以 气 溶胶 形式 向 上 


| 送 和 两 阳极 弧 柱 变 灵 点 下 方 的 三 角 
| 关 一 一 激发 近 ， 在 该 区 域内 的 不 同位 
| 置 将 分 别 得 到 各 元 素 谱 线 的 最 大 强度 


值 、 观 测 区 位 置 与 谱 线 性 质 和 电极 气 
到 载 气 流量 有 关 。 它 具有 检测 限 低 、 
稳定 性 好 、 运行 成 本 低 、 基 体 干扰 大 


| 等 特点 。 
=A trigonal system 一 种 中 
| AA, ABTS REBT APSE PRHE 


是 站 一 个 方向 上 具有 Boe, XH 


Fi ips A OY ah HELA PA BPS ) —— E 


量 胞 和 六 方 品 胞 . 2 TTR A) AA A 
参数 之 间 的 闫 又 为 &=b=c, aH P= 
yO? <120?， 选 取 晶 胞 时 ， 应 以 二 
个 与 三 重 轴 交 成 等 角 的 上 楼 作为 明 
办; Dr AT MEU A rb A Be PE] 
Naz=b#e, a=8=90°, y = 120°, 
BEEK AAD = AOA oc 轴 。 
<A a A iA A RA 
时 ，-- 部 分 可 得 素 唱 胞 : 另 -- 部 分 为 


点 ,除了 8 个 项 和 角 上 的 点 阵 点 之 外 ， 
易 胞 中 (2/3, 173, 173) 和 【173， 
2/3, 2/3) 处 还 有 两 个 附加 的 点 阵 


点 。 邯 面体 部 胞 和 六 方 复 唱 胞 都 是 R 


心 格子 的 基本 单位 ， 二 者 之 冶 蚌 可 以 
互相 转换 的 . 

SSR threc-slot burner 
种 有 三 条 平行 排列 的 锋 型 燃烧 口 的 元 
烧 器 。 用 大 块 不 锈 钢 或 钛 钢 制 作 ， 以 
Bik ee Bd FIR. aot an 
EAT ED RITEAR A A tk MR, 
aki T EE 2s E oh A E Ag BE A, 
ER TACK UB, APR BE 
(AA ARER A, RRA. BS 
WEB EE, AeA KM 
燃烧 器 。 

EHR 


一 个 试 


triple resonance 


Be. ERAT RPT 8 RCS 
间 时 观测 第 3 种 核 或 自 旋 体系 的 茎 
E, HISMRIPAMBM MAE 


| 用 于 库仑 滴定 。 


| grammed titration 


= 22 OER tT triple quadru- 
pole mass spectrometer ”出 四 极 杆 质量 
分 析 器 构成 的 质谱 仪器 。 属 于 低 分 辩 
质谱 仪 。 特点 是 体积 小 ,扫描 速度 
快 ， 每 秘 可 扫描 数 千 质 量 单位 ， 可 采 


， 集 十 几 乃 至 几 二 张 谱 图 。 非 常 适合 与 
| 气相 色谱 、 液 相 色 谱 联 用 ,但 质量 范 


围 有 限 ， 目 前 坡 大 到 4000u。 

三 角 程 序 滴 定 法 triangle -pro 
出 G. Nagy 和 
E. Pungor 首先 提出 。 在 流动 体系 的 
滴定 中 ， 加 入 满 定 剂 的 量 随 时 间 而 线 
性 增加 ， 然 后 按 同 样 速度 减 小 ， 因 曲 
线形 状 类 似 于 三 角形 而 得 各 - 滴定 时 
间 和 被 滴定 物质 浓度 成 正比 ， 此 法 已 

三 棱镜 三 楼 镜 是 最 


three prisms 


普通 的 分 光 棱 镜 ， 折 射 顶 角 一 般 取 


生 共 振 现 象 ， 此 时 谱 仪 必须 备 有 3 个 | 


射频 发 射 系统 。 


50° 左右 。 如 时 采用 石英 制造 ， 必 须 
消除 双 折 射 和 旋光 性 的 影响 。 为 此 ， 
石英 三 棱镜 常 由 酚 块 旋 向 不 同 的 顶 角 
30° HRA TR, HLERA 
PERT RA EAR. 
这 和 神石 英 三 棱镜 ， 称 为 考 纽 (Cornu) 
BH. 

= WERE ARH adenosine triphos- 
phate; ATP EPRE E -5-20 


， 酸 。 是 体内 能 量 的 车 请 流通 形式 。 分 
样 中 有 3 个 或 3 个 以 上 的 看 合 核 组 成 | 
MRK. LABORA IT AMER ， 


THEA T MAB, RAE 
磷酸 键 水 解 时 产生 ADP + Pi, RB 
# 36800] - mol"'; 5 —> ARR 
键 水 解 产生 AMP + Pi, it BE 
406000} moi 是 体内 一 切 活 动能 
量 的 直接 供应 者 ，ATP 的 能 量 可 提供 


上 肌肉 收缩 、 牛 物 分 子 的 合成 、 分 子 转 
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运 和 离子 的 抗 浓 度 梯度 的 转移 , 广 证 


参与 许多 三 酸化 的 反应 , 
三 闪 酸 循环 
cle ff. I. RAMSHEADMA 
中 分 解 代 谢 彻 底 氧 化 的 共同 终 途 径 。 
由 化 学 家 Keb 发 现 。 丙 一 可 经 过 和 氧 
ERRE ERARAS A, AS 
草酸 乙酸 缩合 后 生成 村 楼 酸 ， 再 经 过 


tricarhoxylic acid ey- 


: tia ty, 


获得 FID 信和 导 ， 分 别 顺 序 每 次 改变 
记录 两 组 FID 信号 ， 对 它们 


进行 三 维 时 域 【 分 别 对 二 ,和 ,十 》 


一 系列 酶 促 反 应 ， 而 分 解 氧 化 重新 止 | 
成 草酸 乙酸 ， 形 成 -- 个 循环 。 每 循环 ， 


一 次 一 分 子 乙 陛 辅 酶 & 提供 的 二 碳 
化 合 物 在 草酸 乙酸 分 子 中 经 过 置换 而 
完全 被 氧化 为 C0, 和 HO, fal ati 
出 大 量 的 能 。 由 于 含有 三 个 羧基 的 本 
CATR) 在 该 循环 中 占 重 要 地 位 ， 
故 名 三 羧 酸 循 环 ， 又 称 为 柠檬 酸 特 
环 ， 亦 称 为 Krebs 循环 。 

ZEHRA three-lens illumination 
是 一 种 中 间 成 像 的 照明 系统 。 它 可 以 
使 光 海 某 一 部 分 发 出 的 光线 均 邱 地 照 
明 犹 链 ， 并 括 得 强度 分 布 均匀 的 谱 
线 ， 是 目前 比较 完善 的 一 种 照明 系 
统 。 第 一 透镜 将 光源 成 像 于 第 二 透镜 
前 的 中 同 光 阐 上 ， 再 由 狭 甸 前 的 第 三 
透镜 将 第 二 透镜 成 像 于 准 直 物镜 上 。 
Se OY LL BR SB R 
$, BLEU AS 
现象 。 在 三 透镜 系统 中 ， 各 透镜 之 间 
的 相对 距离 确定 后 ,就 可 以 求 出 透镜 
的 焦距 。 

=H HHR three dimensional 
nuclear magnetic resonance; 3D-NMR 


将 一 维 实 验 连 续 插 人 两 组 演化 期 和 混 


AR, BARERA RSA DR | 


间 变 基 ， 使 次 为 与 5 在 检测 期 


的 傅 里 叶 变 换 ， 获得 的 是 三 维 NMR 
谱 。3D-NWR 谱 用 空间 点 许 来 表示 谱 
峰 。 三 维 核磁 共振 谱 可 分 为 两 大 类 : 
问 核 3D-NMR 谱 是 针对 'H 的 ， 有 3D 
NOESY-NOESY (HRR REE 
SE-B BATA ET EB EB) 
3D TOCSY-NOESY (#49 36-5 BR 
Se A Xt), 3D TOCSY-TOC- 
SY (总 相关 -总 相关 谱 ) 等 ; RK 
3D-NMR 谱 除 'H 核 外 常 小 及 到 其 他 
核 X (主要 是 ”C、*N 等 核 )， 
有 'H 一 X NOESY-HMQC (ERRE 
斯 效应 相关 - 检 出 'H 的 异 核 多 量子 相 
干 谱 】;'H 一 X TOCSY-HMQC ( 异 核 
总 相关 - 检 出 'H 的 异 核 几 量子 相干 
谱 ) ， 卫 一 X NOESY-HSQC (KERR 
斯 效应 相关 - 检 出 'H 的 异 核 单 量子 相 
FH),'H—X TOCSY-HSQC (FRH 
相关 - 检 出 ' 可 的 异 核 单 量子 相干 谱 ) 
等 。 目 前 3D-NMR 大 量 应 用 于 生物 分 
子 的 结构 分 析 ， 如 指认 看 白质 分 子 所 
基 酶 残 基 的 序列 及 其 在 溶 汪 中 的 2 级 
4, WARMER, A 
DS FHA D HE. 
=# HNCA it 
HNCO 条 。 

三 维 HNCO i 3D-HNCO 在 专 
门 为 分 析 蛋 白质 分 子 中 各 种 结构 单元 
HNCO,HNCA,HN(CA)HA, HNECO) 
CA,HN(CA) CO 等 结构 信息 而 设计 
的 脉冲 序列 下 所 获得 的 三 维 NMR 
谱 。 这 些 结构 单元 如 下 页 图 所 示 。 


3D-HNCA 有 见 3D- 


=e san 5&9 


Ha A EJE ae- 位 置 。 它 们 的 脉冲 
序列 分 别 为 3D-HNCO, 3D-HNCA, 
3D-HN (CA) HA, 3D-HN ( CO} CA, 
3D-HN( CACO, 

= NMA iki peak notation 


in three dimensional spectra FJ = BF 


”NMR 谱 中 F Ca, ) > Cay) F (05) 


域 相同 学 标 及 相同 范围 表示 为 正 立方 
体 图 。 根 据 谱 峰 在 空间 的 位 置 的 不 同 
可 分 为 5 PR, 对 角 线 峰 { diagonal 
peaks) 处 于 w =a =a 的 位 置 ; 交 
MURR (cross peaks) 处 于 an 天 和 #0, 
RR -AT E N AE FEL- 
角 线 平面 【erosa diagonal plane) 内 ， 
CA (o =a,%0,) UR (ow, =a, 
到 mm》 两 种 情况 ; Bee eb F Etg 
平面 {back transfer plane} (w = 
ty toy 内。 

ZE triplet state FETERE 
多 重 状态 中 的 一 种 ， 自 族 角 动量 5 为 
1 的 状态 称 为 三 线 态 ， 三 线 态 时 电子 
自 族 不 配对 。 如 碳 原 子 2p 轨道 上 的 
两 个 未 成 对 的 电子 配置 CCP) 就 是 
以 三 线 态 为 基 塌 的 状态 。 分 子 中 的 三 
ASM ARMAS, ARMS) FERRE 
的 基态 三 线 态 。 处 于 三 线 态 的 分 子 内 
未 成 对 电子 的 分 布 由 零 磁 场 分 裂 常数 


和 下 的 大 小 来 描述 。 三 线 态 能 级 在 
无 外 加 栈 场 时 分 型 很 少 ， 在 强 醚 场 作 
用 下 使 之 分 裂 可 以 通过 顺 硫 共振 进行 
研究 。 由 激发 三 线 态 回 到 基态 的 发 光 
PUB. 

三 相 革 取 three-phase extraction 


| 一 种 特殊 的 菜 取 方法 。 某 些 莱 取 体系 


| 达 平衡 后 ， 


i 


出 现 两 个 有 机 相 和 一 个 水 
相 。 例 如 ， 当 含有 二 安 蔡 比 林 甲烷 的 
SMM HAT: 3 混合 溶 被 与 合 Bi, 
Cd, Hf, Hg, Sc, Sn 和 Zr 等 金属 离 
子 的 水 溶液 混合 ， 振 落 静 置 达 平衡 
后 ， 出 现 三 个 相 : 顶层 为 水 相 ， 中 间 
层 为 主 有 机 相 ， 底 层 为 含有 95% ~ 
BS SRR MERA RA. FE 
AP BRR BARB, ， 用 原子 发 射 
光谱 法 测定 这 些 元 素 。 省 去 了 耗 时 的 
me AKL. 

SHAR triclinic system 对 称 性 
最 低 的 一 种 晶 系 ， 晶 体 诉 属 点 群 不 具 
有 任何 对 称 轴 或 对 称 面 ， 兰 土 晶 系 的 
唱和 驳 参 数 之 间 的 关系 为 obte, 
azx8 关 yx90"， 选 取 唱 胞 时 应 注意 
使 晶 胞 体积 最 小 ， 且 三 个 曲轴 之 间 的 
RASA, REA. See 
系 只 有 一 种 可 能 的 布 拉 维 格子 一 一 三 
用 简单 格子 。 

和 散 点 图 ”scatter diagram 在 回归 分 
析 中 ,试验 点 散布 在 直角 坐标 平面 上 
的 分 布 图 。 根据 试验 点 的 分 布 趋势 ， 
选择 合适 的 函数 对 试验 点 进行 拟 合 ， 
以 图 形 方式 描述 因 变 量 y 对 自 变 量 x 
的 相关 关系 。 

散射 分 析 scattering light analysia 
光 在 传播 过 程 中 受到 物质 散射 而 形成 
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散射 区， 其 木质 是 并 与 物质 的 相互 作 
AA. 因此 ， 散 射 光 的 强度 、 方向 、 偏 
挎 状态、 散射 光 的 光谱 特性 等 等 部 直 
HR FRC PAA MR M 
观 特性 ， 获 射 耸 术 就 图 利用 适当 的 光 
学 手段 检测 物质 引起 的 散射 光 各 种 光 
学 参数 ， 从 而 排 算 出 有 关 物 质 的 宏观 
〈 如 表面 粗糙 度 . OTE BEE) 或 微观 
【如 散射 微粒 有 形状、 尺寸 、 散 射 物 质 
IRD. 结构， 分 了 结构 等 ) 分 析 信 
息 ， 获 得 物质 定性 、 定 是 或 结 椅 分 本 
结果 。 
散射 分 析 仪 器 
tering analysis ”用 于 对 散射 光 进 行 观 
浏 、 分 析 的 仪器 ,根据 分 析 用 途 椒 
F, 已 有 许多 种 通用 戒 专用 的 散射 分 
析 代 器 。 例 如 用 于 检测 纸张 光泽 的 光 
祥 度 计 ， 用 于 检测 水 、 饮 料 、 药 水 浑 
EAE. BAN, AP 
MBR A AS T R BH 


insiruments for scat- 


射 粒 度 仪 等 等 , AARAU MA. 


水 泥 、 化 工 、 制 药 等 等 大 工业 的 材料 
和 产品 检测 、 分 级 ， 尤 其 日 前 纳米 材 
BL. ROL BER ARS SOU, BT 
分 析 仪 器 是 极 直 效 的 分 析 检 测 手 段 ， 

散射 光 频 率 的 位 务 frequency shifi 
of scattering 由 寺 散 射 质点 的 热 布 关 
运动 ， 导 至 精 的 涨 阔 而 引起 散射 光 频 
率 的 微小 移动 的 现象 。 由 于 多 普 勒 效 
应 ， 当 光 海 相对 处 于 静止 参考 系 中 的 
接收 器 来 说 ， 如 果 散 射 质点 运动 方向 
PARR., WHER ERRE 
Feit OE AR bE ORL, 
之 ， 如 果 散 射 质 点 运动 方向 向 着 接收 
器 ， 则 接收 器 接收 到 的 光波 频率 较 静 


正 质点 散射 光 的 频率 高 ， 即 发 牛 了 相 
PAR ERE. Bio] aA li 
接收 器 以 最 高 速度 运动 的 质点 显示 出 
RAN LA OME, HA TRU 
Baa Bs A. oR Ae 


ROM TEP SRS Re. lt 
器 接收 到 了 了 不同 频 率 的 光 。 
散射 函数 scattering function ff 


述 大 粒子 对 散射 强度 影响 的 函数 ， 以 
P) RA. 它 习 等 于 大 粒子 的 散 
IHRES AF E h AROE JE Z HE. 
i ORS Ah. H =O°R, 
P(@) =1， 粒 于 尺寸 的 影响 消失 ， 
此 时 ,小 粒子 的 光 散 射 方程 全 
部 适用 。 
散射 角 光 的 入 


scattering angle 


(SST ped Ey ULE rey ASE AH 


散射 截面 Scattering cross section 
表示 物质 散射 能 力 的 参数 ， 记 为 w。。 
ES x HFRAKH 6 的 关系 
Ho, = dnb 。 
散射 强度 scattering intensity # 
射 光 强度 的 简称 。 它 正比 于 散射 元 分 
TEM 及 折射 率 增 量 dr/de 的 平方 。 
L 4M’ sin’ @, (dn/de)? 
k Nr 


| HP. A 为 人 射 光 强 ; 1 为 散射 光 


Mir 为 空间 任意 一 点 到 原点 的 矢 
径 ; 0 HSC SARE ROE A A 
FERS ET OUR TN Ban Be 
PRR. 

散射 矢量 scattering vector WA 
MARICA REZE, HK 
MEP Fst: K= inb, op, a 
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ELAS oh TR eo A A. 


当 介质 和 光源 确定 后 ; K 只 与 散射 第 


AX. 
散射 中 心 成 分 
component 由 于 质点 运动 有 快 有 慢 ， 
形成 以 A 入射 光 频 举 为 中 心 的 频 兴 位移 
不 大 的 … 个 分 布 范围 ， 此 范围 即 为 散 
射 中 心 成 分 ， 一 般 征 1 ~ 把 "Hz & 
SR BCBS He a BE AD we. 

Pik Sd Sub IE i 


central scattering 


用 来 


nephelometer 


SM BRK. KA. BAA KER ， 
电 活 性 物质 的 速度 和 化 学 反应 速度 的 


的 分 析 仪 器 与 比 溃 计 不 同 之 姓 是 : 
散 庙 种 度 仪 谋 前 方 或 侧 方 直接 检测 被 
试 样 散射 的 光 强 度 (前 向 散射 光 强 、 
30 散射 光 章 }， 而 不 是 测定 因 发 生 
散射 而 造成 的 人 射 光 强度 的 碱 小 值 ， 
FA AE ATR AER, FT 
Ft a EA BY SS RPh IS A.B 


备 激光 光源 的 激光 散射 地 度 仪 可 用 于 : 
生物 化 学 反应 检测 ， 如 抗体 -抗原 结 | 


合 形 成 生物 大 分 子 的 过 程 及 结果 ， 已 
应 用 于 瘤 症 探测 太 治 疗效 果 分 析 。 

又 德尔 指数 Sandell Index fic 
为 *，-- 种 表示 分 光 冰 魔法 显 色 反 
应 灵敏 麻 的 参数 。 洗 与 男 一 表示 分 
FEE BEE R A E A BA RR 
RAMs 的 关系 为 = Fle, ARF 
表示 特 测 物质 的 式 基 ,参见 灵 散 讼 
RH. 

RE 4) Fak Cis Ho0)， 
Ty PE 302. 24. AA RT, RR 
Bad. RAR PRL 
状态 存在 . thet Ma BA PP. 


morn 


RUE. TRS TARE. BEL ARR. ET 
MEERE ARE. 


FRAIL PR scanning elec- 
trochemical microscopy 由 Bard 等 人 
于 1989 年 研制 成 功 。 它 所 测量 的 信 
SPA, RAE K 


函数 ， 因 而 所 测定 的 信号 与 针尖 和 试 
样 表 面 的 传 质 和 化 学 反应 有 关 ， 能 用 
于 表征 导体 、 绝 乡 体 和 半导体 的 表面 
ER. EEM TX EH k rE Ae 
极 过 程 动力 学 研究 的 -一 种 北 学 
显微镜 。 

扫描 电子 束 scanning electron 
beam 在 扫描 电镜 中 用 来 激发 特征 X 
射线 的 取 焦 很 细 的 里子 束 。 它 在 电子 
东 扫 描 系 统 的 作用 下 ， 对 样品 的 表面 
由 点 到 线 ， 和 由 线 到 面 移 逐 次 进行 扫 
描 , 以 获得 物体 表面 微 区 的 形 
TAE. 

扫描 电子 显微镜 scanning electron 
micrescope; SEM 一 种 分 析 御 体 表 
面 形 态 的 分 析 手 段 。 其 原理 是 用 聚焦 
BPR GR, RR me, 
ABABT. NAT. Rae He. 


| 东 感 生 电流 、 特 征 X HR, RKE 


， 子 以 及 不 同 能 基 的 光子 的 信号 ， 采 用 


可 与 很 多 金属 反应 并 发 荣光， 因此 党 | 


作为 分 析 用 荧光 试剂 。 也 可 用 作 织 物 


| 其 成 像 电 于 信号， 特别 是 次 级 电子 信 


号 ， 来 获取 物质 表面 形态 的 信息 。 是 
帮助 我 们 分 析 和 观察 物质 表面 化 学 、 
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物理 性 质 太 微观 结构 特征 的 有 
为 工具 。 
AH i 


scanning tunneling 


spectroscopy; STS 保持 隧道 间隙 恒 ， 


定 ， 同 时 对 隧道 接 加 一 钳 坡 电 率 ， 则 
隧道 电流 作为 偏 压 的 函数 可 以 提供 - - 
种 电子 结构 的 信息 是 针尖 与 样品 两 
者 电子 态 密度 (DOS) 的 卷 积 。 隧 道 
谱 提 供 的 是 针尖 DOS 的 信息 或 者 说 
是 针尖 的 电子 结构 。 

扫描 同道 显微镜 scanning tunne- 
ling microprobe; STM 一 种 可 以 从 原 
于 尺度 上 了 解 物 贰 表面 结构 的 装置 。 
其 基本 原理 是 用 一 个 原子 级 的 针尖 在 
离 样品 表面 的 1 nm 的 地 方 进行 扫描 ， 
测定 其 隧道 所 流 就 可 以 得 到 显 微 图 
E. 其 优点 是 不 用 尾 何 电子 光学 系 
统 ， 可 以 香 到 很 高 的 放大 率 而 没有 像 
2, 而且 结 构 也 比 电 子 旦 微 镜 要 简单 
得 和 多。 但 要 求 样品 具有 较 好 的 导电 性 
以 及 规整 的 前 体 结 档 。 

AMR HBS SM scan trans- 
mission electron microscope; STEM 
指 具 有 扫描 附件 的 透射 电镜 。 利 用 扫 
撒 透 射电 镜 可 以 观察 较 原 的 样品 和 低 
衬 度 的 样品 ， 还 呆 以 进行 微 区 分 析 。 

FMAM scan col 近 描 电镜 中 
使 电子 束 在 样品 表面 扫描 的 部 分 。 通 
常 为 两 组 小 的 电磁 线圈 ， 通 上 随时 间 
而 线性 改变 蝇 度 的 锯齿 波 电 流 , 使 得 
电子 束 由 点 到 线 ， 由 线 到 面 的 逐次 打 
Hm. 

BÆ chromatic aberration ”在 不 同 
的 学 科 中 有 不 同 的 会 义 。 在 光谱 中 ， 


指 复 合 光 的 光束 遂 过 透镜 时 ， 由 于 透 | 


镜 对 不 同 波长 的 光 具 有 不 同 的 焦距 ， 
因而 透镜 主轴 上 的 物 点 成 像 后 ， 在 兴 
轴 上 的 不 同位 置 上 获得 不 同 颜色 的 点 
Rh. BHRERABE. BEM 
在 ,会 使 准 直 物镜 对 不 同 波长 的 光线 
准 直 效 困 不 同 ， 因 市 引起 楼 镜 的 附加 
RR: 它 也 会 使 罕 焦 物镜 对 不 邮 波 长 
的 光线 的 焦距 不 同 ， 因 而 造成 光谱 焦 
面 的 刁 妊 和 弯曲 。 为 了 减 小 或 消除 色 
差 ， 可 以 用 复合 透镜 或 凹面 反射 镜 。 
对 于 不 消除 色差 的 光学 系统 ， 也 可 有 
用 把 感光 片 颁 倚 和 弯曲 的 办 法 来 
解决 。 
ETIR HH. GERi 
aT RS PE AE ee 
BB dE Si HE aa A A 
定 ， 均 可 以 使 得 电子 能 量 有 一 定 的 差 
Fo SRE RAR RORY PS AE BE 
CREEP PATE. RF RO RE ed, 
从 而 波长 也 不 一 致 。 则 电子 透镜 的 焦 
距 随 电子 能 量 而 改变 ， 因 此 能 量 不 同 
的 电子 将 沿 不 同 的 二 迹 运 动 ， 在 物 平 
ib tea. 

印度 colourity 在 规定 条 件 下 ， 
负 品 颜色 最 接近 于 某 一 号 标准 色 板 
(ER) 的 颜色 时 所 测 得 的 结果 。 油 
A BEE YET, RREA ER 
系 。 因 此 可 以 从 色 度 的 好 坏 来 判断 油 
vn AT A BR BF. AR US PE A 
混 油 污染 情况 。 根 据 标准 色 板 的 规定 
不 同 有 ASTM (美国 材料 与 试验 学 
会 ) 色 度 、 赛 玻 特 (Saybolt) f 
MPH (Lovibond) 色 度 等 ， 测 定 
结果 报告 应 注 明 相应 的 色 度 标准 。 
色 度 分 析 


colorimetrical analysis 
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色 度 分 析 是 利用 色 度 学 原理 和 颜色 测 : 


量 仪 冉 检 测 光 源 色 或 被 外 部 光源 照明 
tis, Src BOE BY = AAA 
Aaa eR, BME AAT ER EB 
ZE, AiG Red GRE KA 
其 他 物理 、 化 学 分 析 结 论 。 

EEX 色 度 学 是 研 
究 颜 色 的 感觉 、 计 算 、 测 车 和 判别 的 
FR, QF RRR. EH, b 
FAAS ETE RRB. AR 
的 色觉 是 对 来 睛 物体 的 不 同 波长 、 不 
同 强度 光 产 和 的 不 同 【 选 择 性 ) 反 
应 。 在 色 度 学 中 ， 任 何 一 种 颜色 Cc 
HAR (21). G ( 绿 ) . BCR) 三 


colorimetry 


原色 以 适当 比例 相 加 匹配 而 得 , 即 | 
€* =R(R) +6(C)+8(B), RM ; 时 ， 可 用 明火 燃烧 ， 测 定 残 留 物 的 含 


R, C, BARE C'R | 


需要 的 三 原色 的 【人 了 眼 ) 刺激 值 ， 
而 上 = Fb = 


fi G 
R+6+8 = R64 
B onn . 
KTCETD 三 个 比值 出 称 为 颜色 C 的 


在 品 坐 标 。 由 于 r+g+65=1， 所 以 可 
在 两 维 平面 上 画 出 色 品 图 【例如 r-g 
图 )。 国 际 昭 明 学 会 CIE 对 色 度 学 的 
研究 、 计 算 、 测 量 提出 了 全 套 公式 、 
表格 、 标 准 ， 成 为 色 庆 学 理论 和 应 用 
的 基础 。 

EEr color masterbatch Mf, 
BRR SE — PS. BRE 
制品 ， 即 颜料 以 超常 深度 均匀 分 散在 
载体 树脂 中 ， 并 形成 一 定 粒 径 的 颗 


树脂 ) 等 组 成 。 载 体 树 脂 主 要 有 PE, 
PS. APPS. 普通 色 母 粒 的 标准 为 : 
BRERA mm x 3mm 或 


| d4mm x5mm HH, 粮 体 流动 速率 


不 小 于 2g/10min; 色 母 粒 中 颜料 细 
度 为 5 -20hm: EAR PEAR RA 


| 向 ， 塑 化 好 ， 不 允许 有 连 粒 ， 表 面 光 
| 7a, GO, 色 每 粒 中 颜料 含量 不 


低 于 标准 色 板 的 20 倍 。 用 塑料 鱼 母 
BORE. WPM ER EASE Æ 
进 、 实 用 、 效 果 理 想 。 鉴 定 一 种 有 色 
胶 粒 是 否 为 色 和 母 粒 时 ， 首 先 对 其 外 
观 、 熔 体 流 动 速率 进行 鉴定 ， 看 其 是 
BA GER, Ske aA RAR 
料 等 的 成 分 ， 再次， 如 颜料 为 无 机 物 


量 。 其 中 最 关键 的 是 查看 其 生产 工 
艺 ， 看 生产 工艺 中 该 有 色 胶 粒 臣 用 量 
的 大 小 。 如 果 在 工艺 中 不 使 用 其 他 有 
BOR. HRA AREER 
小 {一般 本 超过 5 哆 )， 风 可 认为 该 . 
有 色 胶 粒 为 色 母 粒 。 如 果 生 产 工 艺 
中 ， 直 接 用 该 有 色 胶 料 注 塑 ， 或 该 有 
色 胶 粒 使 用 量 很 大 且 同 时 用 其 他 有 色 
RERE, UPA CR R a ee 
E, TEER. 

ERRi chromatogram elec- 
trechemical method ”把 液 相 色谱 的 高 
分 汰 率 和 电化 举 检 测 的 高 炙 敏 性 相 结 
合 的 方法 。 是 上 且 前 多 组 分 复杂 样品 的 
痕 量 分 析 的 一 个 重要 手段 。 


fi chromatography 又 称 色 


粒 。 它 主要 由 核心 层 【颜料 ) 、 偶 联 : 屋 法 、 度 析 法 。 是 一 种 对 混合 物 进 行 
FR CARER MTSE). UR ， 分 离 、 分 析 的 方法 。1903 年 俄国 植 


CF PAA a BOTA) ARE (RA 


物 学 家 Tswett 在 分 离 植物 色 宗 时 ， 得 
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BT SAP AA, AS 
Hes, Wake ae Fee 
质 的 分 离 , 但“ 色谱 ”一 词 仍 被 人 
(EHEZ. 色谱 法 的 原理 是 基于 混 
合 物 中 各 组 分 在 两 相 (一 相 是 周 定 
的 称 为 国定 由 ， 男 一 相 是 流动 的 称 为 
流动 相 ) 中 溶解 、 解析 .吸附 、 脱 
附 。 或 其 他 作 川 力 的 差异 ， 当 两 柑 作 
相对 运动 时 ,使 各 组 分 在 两 相 赴 反复 
多 次 受到 上 述 各 作用 力作 用 而 得 到 与 
FAS BS 

BHi chromatographic peak 被 
分 离 的 某 组 分 经 检测 器 检测 后 ， 其 相 
应 的 检测 融 号 随 载 气流 出 体积 〔 或 
时 间 } 变化 的 曲线 ， 理 想 的 应 为 对 
称 的 高 斯 分 布 曲 线 。 实 际 上 由 于 各 种 
壕 困 ， 很 难得 到 对 称 的 色谱 峰 。 和 参见 
保留 时 间 条 - 


FMR MAR peak width # 


REABRH HAREM TER. E | 


直接 把 映 了 色谱 操作 条 件 的 动力 学 因 
Z., EAEE eS 
aoe LAA. Ak, BRER 
域 宽 摩 是 度 量 操 作 变 数 的 一 个 重要 指 
Emo BE ABER ASE RRR BERS, ett 
谱 分 离 越 有 利 。 度 量 色谱 峰 区 域 宽 度 
的 常用 方法 有 : 标准 偏差 o: 半 
峰 沉 法 ; 基线 宽度 法 。 和 参见 标准 偏 关 
条 ， 半 峰 宽 条 ， 基 线 宽度 条 。 
色谱 峰 容 量 peak content of chro- 
matography ”表征 色谱 分 离 过 程 效率 
的 参数 之 --， 基 指 在 给 定 体系 中 给 定 
有 时间 (或 流动 相 体 积 ) 内 ， 达 到 的 


BIBER (R21) 深 质 峰 的 数 日 。 ， 


色谱 峰 容 其 越 大 ， 分 离 效 率 越 高 。 


FR MBE sample enrichment 
injection of chromatography 在 毛细 管 
进 样 端 连接 充 有 色谱 填料 的 填充 床 ， 
电 迁 移 进 样 后 充 人 缓冲 溶液 ， 用 电 计 
WAAHI EA Ko SL 

色谱 工作 站 chromatographie wor- 
又 称 色谱 数据 处 理 系 统 
(data processing system), XIE BE 4} 
析 过 程 进行 在 线 显 示 ， 自 动 漆 集 、 处 
理 、 打 印 和 储存 分 析 数 据 并 能 控制 仪 
器 各 单元 部 件 的 部 分 。 它 主要 由 计算 
机 、 色 谱 软 件 和 打印 机 组 成 。 
色谱 检测 器 chromatography detec- 

又 称 鉴 定 器 。 它 是 检测 色谱 分 
BAW, AER REE 
(3 te a Ce teh HA i A R, 
压 、 电 流 等 信号) 的 -一 种 仅 问 装置 。 
它 是 色谱 系统 中 的 关键 部 件 ， 色 谱 分 
离 过 程 的 “眼睛 ”、 对 检测 器 的 要 求 
fi: 灵敏 度 高 ， 线 性 范围 宽 ， 重 现 性 
好 ， 稳 定性 好 ， 了 响应 速度 快 ， 对 不 同 
物质 的 响应 有 规律 性 及 可 预测 性 。 检 
测 咒 通常 分 为 积分 型 和 微分 型 两 类 。 

BWE chromatogram 色谱 图 是 
指 被 分 离 组 分 的 检测 信号 随时 间 分 布 
的 图 像 。 色 谱 图 形状 随 色 谱 方 法 和 检 
测 记录 的 方式 不 同 而 不 同 ， 迎 头 色 谱 
和 厦 蔡 色谱 的 色谱 图 为 一 系列 台阶 ; 
在 洗 脱 法 色谱 中 ， 若 采用 微分 型 检测 
瞧 时 ， 分 离 组 分 的 愉 测 信号 随时 间 变 
化 的 图 形 为 近似 于 高 斯 分 布 的 一 组 色 
谱 峰 群 。 色 谱 图 的 锥 坐标 为 近 测 器 的 
Mf, RARER WINTER BAR PE 


king station 


tor 


i 离 。 参 见 保留 时 间 条 。 
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EWR 
分 离 分 析 和 制备 的 仪器 。 它 是 由 流动 
HER USE. 分离 柱 、 检 和 测 
器 和 数据 处 理 系 统 (色谱 十 作 站 ) 
等 5 个 基本 部 分 和 相关 辅助 部 件 构成 
的 一 个 色谱 分 离 分 析 体 系 。 根据 色谱 
方法 的 差异 可 分 为 气相 色谱 仪 、 液 相 


HH. ST eB. BR | 
和 和 毛细管 电泳 仪 等 等 ; 根据 用 途 的 不 


同 可 分 为 分 析 型 色谱 仪 、 制备 色谱 仅 
和 工业 色谱 仪 等 等 。 


色谱 -原子 吸收 光谱 仪 串联 用 技术 
| RT ME EL. 


chromatography-atomic absorption spec- 
trometry 将 色谱 分 离 和 原子 吸收 光 
谱 检 测 结 会 起 来 的 一 种 分 析 技 术 . 
1966 E R f (B. Kolb》 首 次 实现 
JT SABI AR TR OB, 
FR ARGS A a) De ae, 
它 综 合 了 色谱 高 效 、 快 速 分 离 和 原子 
吸收 光谱 高 选择 性 、 高 灵 镶 检测 的 优 
点 ， 直 分 析 死 素 化 学 形 春 的 有 效 手 


段 。 现 已 有 气相 色谱 、 高 效 液 相 色 | 


谱 、 离 子 色 谱 与 火焰 原子 吸收 光谱 ， 
ABP BP ROE. ARP RT RR 
KES HRA. SS 
的 关键 是 研制 性 能 优良 的 接口 装置 和 
开发 多 参数 的 优化 技术 。 它 存 环 境 科 
学 、 生 物 医 药 等 领域 已 经 获得 了 广泛 
的 应 用 。 

iB chromatographic paper 是 
指 在 纸 色 讲 法 中 作为 固定 相 用 的 纸 。 
它 是 由 很 纯 的 纤维 素 或 改 性 后 的 纤维 
RB, HA RAL 98% ~ 99% 
的 = 纤维 素 , 0.3% ~ 1.0% f B EF HE 
RA 0.4% ~ 0.8% AER EE 


chromatograph ”进行 色谱 | 


纸 上 其 有 毛细 上 升 能 力 ， 当 作为 流动 权 
的 展开 剂 通过 纸 纤 维 间 毛细 管 时 有 一 


i ME PB ae i A IP EES - 定 的 距离 。 


毛细 .上升 速 度 取 决 于 纸 纤维 网 络 的 密 
度 和 和 强度， 色谱 纸 越 密 ， BAH 
2, 毛细 上 升 能 力 就 越 低 ， 上 反之 则 上 
升 能 力 较 高 。 
fo EE chromatographic column 

ERIH “aS AE” BRA, 它 由 -B 
BY EC FT Se ABR. ARE. RE 
BO fe ot E42 ASE, ER 
装填 色谱 固定 相 【〔 填 料 ) 或 将 固定 


合 物 样品 的 分 离 主 可 是 发 生 在 色谱 柱 
中 。 色 谱 柱 主要 有 两 大 类 型 ,一 类 是 
装 有 填料 的 色谱 柱 称 为 填充 柱 ， 另 一 
类 为 无 填料 者 称 开口 管 柱 。 色 谱 柱 的 
分 离 效 能 取决 于 固定 相 、 制 柱 技术 和 
色谱 操作 条 件 。 

色谱 柱 切 换 技 术 switching column 
technique 将 两 根 (HER) 色谱 柱 
与 检测 器 等 部 件 组 台 起 来 对 复杂 样品 
进行 分 析 的 一 种 技术 。 杜 的 切换 是 通 
过 连接 两 柱 的 阀门 或 压力 管 等 部 件 来 
完成 、 它 可 以 解决 用 单一 色谱 柱 不 能 
解决 的 困难 ， 如 样品 中 某 些 组 分 有 不 
可 道 吸附 或 流出 时 间 过 长 ， 部 分 组 分 
分 离 不 性 或 难以 定性 ， 瘦 量 组 分 被 溶 
剂 或 主 组 分 干扰 等 。 根 据 样 品 的 情况 
确定 两 柱 (LH) 的 组 合 连接 方式 、 
时 间 等 。 

BEBE dispersion prism 8, 
RRS RCH PR Bb SIC 
t. 其 任务 是 将 混和 台 色 光 按 波长 
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CRE) MIARPTES HI AP. Ei 
HAERE EEA Sp HT AST) BB K 
CREO HEREA NERIA. 一 


束 以 同样 人 射 角 投 射 到 色散 棱镜 的 混 
合 复 色光 并 A,， 经 色散 棱镜 两 个 折射 | 
面 连续 折射 时 ， 不 辣 波长 的 光 因 折射 | 


率 不 同 而 经 受 惧 和 镜面 的 不 回程 度 折 
射 ， 因 而 从 楼 镜 射 出 时 各 种 不 同 波长 
MGS AAT a a Aa a, ATY 
空间 分 离 。 BARI BBE AS 
PUN HEBES RANTA a 
直接 相关 。 

BRA dispersion interaction force 
BR EA T BA EE A #E 
Ae 假定 两 个 分 子 X、Y 处 于 相 邻 位 
置 时 ， 它 们 的 外 层 电 子 处 于 不 停 的 运 
动 状态 。 由 于 分 子 X 的 电子 的 随 入 
运动 ， 在 某 时 刻 :， 电 子 在 核 周 围 位 
置 不 对 称 ， 在 X 分 子 中 产生 了 瞬时 
偶 极 。 这 种 瞬时 侦 极 在 相 邻 分 子 
中 也 诱导 出 一 个 相应 的 个 极 ， 它 们 因 
静电 作用 而 相互 吸引 ,这 种 相互 必用 
就 是 色散 相互 作用 。 伦 就 推导 了 这 种 
力 的 理论 公式 ， 即 两 休 相 距 r 的 球形 
分 子 X、Y 之 问 的 色散 相互 作用 势能 
等 于 
3 , xr ， 
2 5 
此 会 式 与 光 色 散会 式 相似 ， 因 此 就 把 
这 种 力 称 为 色散 万。 式 中 , i Ty 分 
别 为 分 子 X 和 工 的 第 一 电离 势 ; ex 、 
ay 分 别 为 它们 的 摄 化 率 。 一 般 分 子 
的 电离 势 相差 不 大 ， 人 在 880 ~ 1100 
kJ + mol"' 范 围 内 。 所 以 色散 力主 溉 


Lfy 
hti 


Uyy = 一 


决定 于 分 了 的 极 化 率 oa BRA EE 
用 存在 于 各 类 化 台 物 中 ， 非 极 性 分 子 
HAEA TEREA. 

ERE dispersion ERF EHA 
对 不 同 波 控 (RR SRR 
色 ) 的 光 折 射 能 力 的 指标 。 种 种 透 
明 材 料 的 折射 率 是 波长 的 函数 ， 因 此 
对 不 同 波长 具有 不 同 的 偏 折 能 力 ， 通 


PELASE BO a-a 曲线 的 斜率 表达 在 基 
个 波长 附近 材料 折射 率 随 波长 的 变化 
Al, AMS HREM. E 
HERET, CRORE Me me 


i 散 率 和 线 名 散 率 两 个 概念 的 统称 : 不 


问 波长 的 光 经 色散 楼 镜 折射 后 的 篇 折 
WELT RR MMR, RA 
TTA ABU BH Ae de 
KE MNKRL, BAH EAR, 


HGRA RR, ARK 
的 谱 线 位 置 变化 与 波长 变化 之 间 的 关 


RE, MR BK. TERA 
入 工作 中 ， 还 有 人 将 线 色 艇 率 的 全数 


(倒数 线 色散 率 ) 旦 先 统 叫做 色散 
率 。 因 此 ， 在 不 同情 况 下 应 玲 确 地 大 
H ERR” HEM. 

色 航 系统 dispersive system 由 一 
个 或 数 个 色散 元 件 组 成 ， 出 准 直 光路 
射出 的 平行 光束 ， 经 过 色散 元 忻 之 后 
获得 色散 。 色 散 之 后 ， 不 同 波长 的 光 
LAAN PAS ELA RR HE ee EE 
路 。 所 以 ， 色 散 系 统 是 光谱 仪 的 核 
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b>, 是 获得 光谱 的 关键 。 在 原子 吸收 
及 原子 荧光 光谱 中 ， 色 散 系 统 对 分 辩 


能 力 要 求 不 高 ， 但 要 求 有 较 大 的 集 光 | 
| 下降， 加 入 在 乳 中 的 氧化 -还 诛 指示 


本 领 ， 常 用 的 色散 元 件 是 光栅 。 在 高 
温 光 源 的 不 子 发 射 光谱 出， 色散 系统 
要 求 高 的 分 状 能 力 以 降低 十 扰 ， 故 出 
现 焦距 3.4m 的 大 型 光 禁 光谱 的 及 
4300 & + mm 的 分 光 系 统 。 

BRIE S signal of dispersion %4 
AK AE DRL m. RR o. 
自 旋 - 晶 格 凶 耶 时 间 T, 、 自 旋 - 自 旋 弛 
HHA T. B, ALR, ERR EI 
AP Bloch 方程 的 解 中 的 两 个 分 量 u, 
v 本 写 为 

al tog — ay} 
[l + (wo -wm) Tb] 


r=% [I + (ey — eo)? T +b] 


AF, a, b ERB., SEx (Ru) 
ay (或 v) ABER, o ABE 
标 作 图 ， 可 清楚 地 看 到 u, v 是 B, 
(LIKI) 的 频率 的 函数 。 当 w 由 
小 而 大 逐渐 通过 am If, u 可 被 描述 
HH o=o 时 其 秆 为 零 的 反对 称 于 
轴 的 曲线 ， 这 与 光 折 射 时 光 强 对 频率 
关 条 的 所 谓 色 散 的 行为 相似 ， 因 此 在 
x" RHR Aik oP NMR 信和 号称 为 色散 
ES., 而 vw 可 描述 为 当 w =e, 时 为 
一 极 大 值 ， 生 对称 于 v 轴 的 曲线 图 
像 ， 它 与 蔡 遂 的 吸收 峰 形 - - 样 ， 因 此 
所 获取 的 信号 称 为 吸收 信号。 

色散 元 件 dispersive element 36 
谱 仪 中 起 分 光 作 用 的 元 件 。 常 采用 校 
镜 或 光栅 。 

色素 还 原 法 


pigment reduction 


method -种 快速 检测 牛乳 新 鲜 度 的 
方法 。 当 细菌 在 牛乳 中 党 殖 时 ， 需 消 
耗 氛 于 是 牛乳 中 的 氧化 -还 原 电势 


A (色素 ) 的 颜色 发 生变 化 ， 借 此 
ARE DR st, Misa 
乳 的 质量 等 级 。 最 常 使 用 的 方法 是 为 
RAPA, 

fase color coordinates or colori- 
metrical coordinates 严格 说 应 称 为 色 
EER. TRE. TB. MEE 
FUR, HERREG KER 
ER EEE ( 称 为 CIE1931 色 度 
图 ) ， 是 以 x、y 两 个 色 度 坐标 轴 给 出 
的 平面 图 形 ， 其 中 给 出 入眼 对 三 原色 
刺激 响应 的 光谱 轨迹 。 这 张 图 中 包容 
了 一 切 物理 上 能 实现 的 颜色 ， 任 何 一 
种 颜色 都 在 色 度 图 中 占 一 确定 的 点 位 
B., 这 位 置 可 用 此 点 相应 的 * 昔 和 + 
值 准 一 确定 。 确 定 任 一 颜色 在 色 度 图 
上 位 置 的 x、y 值 ， 就 称 为 这 种 颜色 
的 色 度 坐 标 。 

沙 哈 方程 Saha equation PEY 
程 是 沙 哈 为 天 文学 家 从 事 电 离 朗 研究 
中 给 出 的 ， 计 算 元 素 在 火焰 中 电离 程 
度 的 方程 。 其 表示 式 为 


y 
e( a) 


V, 
= -p -N „Tg 


式 中 , 性 为 电离 程度 ; P 为 火焰 气体 
的 分 压 ; Fi 为 金属 的 电离 电位 
(eV); THM WE (K); BAR 
数 。 被 蛤 方程 不 单 用 于 火焰 光源 中 电 
BREATH, BAS eee 
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平衡 状态 的 光源 的 计算 . 


iat fr AR sieving medium = --- 


SA HD UREN UR, WE | 
AUR He Dk ALTE Oh Se UTE ERE at | 
ARSE. MARRIR | 


RE, Ta UE 

闪 点 flashing point 又 称 办 燃点 。 
被 体 表 面 + 的 蒸汽 和 空气 的 混合 物 与 
火 接 触 而 初次 发 生 蓝 色 火 焰 因 光 时 的 


温度 。 是 表示 可 燃 性 流体 性 质 的 指标 | 


之 一 。 标准 市 定 仪器 有 开标 式 和 财 杯 
式 丙 种， 一般 前 者 用 于 测定 商 站 点 液 
RBI RK, ALR 
HA Hak Ae, A A EAI 
FURIE AK Pa Be BA E re ke RY 
可 能 性 大 小 ， 对 运输 、 储 存 和 使 用 的 
安全 有 极 大 的 关系 ， 
闪烁 计数 器 scintillation counter 

SBR ALAR ae. Sb FASE Ee 
应 将 放射 性 辐射 转变 为 可 见 光 而 加 以 
和 检测 的 装置 ， 册 闪烁 晶体 和 光电 傍 增 
管 组 合 而 成 。 当 人 射 的 放射 性 辐射 被 
ASR EEA RES, fe a AE 
的 可 见 光 尖子 ,可 兄 净 光子 再 由 光电 
倍增 符 转 变 为 电信 号 检测 ,电信 号 经 
RATE ARE AR, RIS 
‘STP aoe SA SSS RR 
EPR AR. A OCR 
TH ih A BY Nal (Tl) FUSE ES 
Cal( Tl) 晶体 ,对 电子 、Y 射线 .X 射线 
RAR, RIERA AR, BE Bt 7) BEE BE 
JOSE RE. A LAR 


PR CRRA AOE | 


减 时 间 可 小 于 1ns, 常 用 于 时间 测量 。 


AUK TAR OR AU HE SE a | 


( <10ns) .但 发 光 效 率 不 高 。 
AWHI blae wavelength [ARE 
光栅 中 辆 射 能 量 最 天 的 和 衍射 主 极 大 
的 中 心 诈 长 称 为 网 龊 波长。 闪闪 波长 
EBRRTARAN A. HAH 
RISA 3000m AEM. SB REE 
AWW K j FA 200 ~ 600nm.， 质量 
优良 的 关注 光栅 可 以 将 约 80% 的 光 
能 量 集 中 到 所 需要 的 该 长 范围 内 。 
AWE blazed grating ” 刻 制 光 
RET, 调整 刻 齐 刀 角 度 ， 可 使 直 边 锻 
A LET Ot a a — E 
KEA e, MTERA. H 
E A EEEH EA OT 
ETES EARR EKAI fE 
LARNER Mike 
IER A, ASE RAR, H 
FORE AMER KBR, REET 
“SB”. ABA = SARA a. PH 


角 有 的 关系 式 为 = 832. HARR 


光 妊 的 特性 ， 可 以 有 目的 地 选择 = 
角 ， 使 它 对 确定 的 波长 如 《 称 为 闪 
REK) AE, -BERME 


| TERRE ARE IK FE CE K 


FEA RE PA, 各 省 长 的 相对 光 强 
逐渐 下 降 ， 尤 其 在 A <a, 的 短波 全 
下 降 得 更 快 。 通 党 ， 将 相对 强度 大 于 
等 于 闪耀 波 长 外 最 大 强度 一 半 值 所 对 
应 的 该 长 范围 ， 称 为 内 粮 光 社 的 有 用 
工作 波长 范围 。 

FUME blaze angle [NMG 
JOR Ae tT SCA se 
PAAR A. SARA ARN AH 
SAF PaaS EA F A, 
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DEE ERIS fey Pe] EGAR EH 
对 光 强 。 
AHE Haze speciality 


WARR- EAER {通常 是 三 | 
AERAR), TST HS BE EEN BY 
某 个 衍射 前 附近 。 RRR EM | 


以 将 约 80% Mga St Ae ee Se EA TE 
要 的 波长 范围 内 。 

BERRA magnetic sector 
1B fe TH Te aS h A 


Spectrometer 


He, Stata Ae ee AR | 
LORE A A, IR | 


Wi. LER RRR 
本 达到 风力 质量 单位 }， 分 辨 率 高 
(十 几 万 的 分 状 素 )， 谱 图 重复 性 好 。 
缺点 是 运行 速度 不 够 快 ， 体 积 大 。 
商品 检验 


commodity inspection 


具有 法 定 资 烙 并 独立 于 贸易 关系 人 的 


RSH. UCM AAAS AL. AOA 
数量 、 重 量 、 包 装 以 及 是 否 符 合 安全 
和 和 卫生 的 昌 求 进行 检验 鉴定 ， 以 确定 
或 证 肖 该 商品 是 否 符 合法 律 法 规 规 
定 、 合 间 标 准 或 交易 条 忻 。 

上 行 展开 法 ascending development 


method ”在 纸 色 庶 法 或 薄 层 色谱 法 |; 


中 ， 当 点 样 后 在 展开 槽 中 进行 展开 
时 ,车 展开 剂 载 带 样品 斑点 移动 的 方 
AA Pi. BEA SA FP iti 


ESER. RRA RAE | 


展开 法 。 

SEATRUBIRR sintered glass cruci- 
bles --Fhil BED SE oy RE Oe h te 
a. FMS oe e, BRA 
一 烧结 琉璃 底 ， 该 底 可 做 成 网 的 、 中 
SMBH ILS (HAA Cl ~ G4 R 


Ro 


mR, RFRA, LE MM) 以 适应 
ARNE. RAHAA FB Hae 
沉淀 外 ， 最 主要 的 优点 是 可 直接 用 于 
DUET Joie BRP, RET m 
箱 中 恒 重 的 重量 法 分 析 中 。 

ESE 【 状 ) 树脂 snake cage resin 
在 离子 交换 树脂 内 部 封 人 了 与 树脂 的 


| 男 定 离子 带 相反 电 苟 的 高 分 子 反 离子 


ROBES. 以 纯 本 作 流动 相 时 的 溶质 洗 
脱 睫 序 是 非 电解 质 先 流 出 ， 电 解 质 后 
流出 ， 这 正好 与 离子 排斥 色谱 相反 - 

SARA round-off error 对 位 数 
较 多 的 数 ， 为 计算 方便 或 受到 计算 工 
具 的 限制 ， 用 位 数 较 少 的 数 来 代替 ， 
或 由 于 对 数字 进行 条约 而 引信 的 误 
差 。 $. 人 数字 的 原则 ， 现 在 采用 
“四 会 六 人 五 单 双 ”的 履约 规则 。 湖 
见 修 约 规则 条 。 

$ Iai radio-frequency field E 
RAR A eS BY, MEE 10? Hz 之 
内 的 波段 为 无 线 电波 ， 其 中 的 短波 区 
常 称 为 射频 波 。 核 磁 共 振 频 率 处 于 射 
PR, FAK Be RS aE HA 
FEE BR BEA PA, BORER 
核 体系 发 生 共振 的 电磁 波 称 为 射频 磁 
场 或 射频 场 。 电 磁 波 是 横 波 。 核 磁 并 
握 中 所 讨论 的 激励 电磁 波 是 平面 线 偏 
RR (F). WEA, MARA w, 
Pi A p OR TR B, 的 
ERA B, = 2B,coa(at +h) 。 核 磁 
共振 中 习惯 上 总 是 将 射频 场 的 发 射线 
图 的 位 置 (x HR) RRA PS 
磁场 (2) 方向， RG =0°, 90°, 
180°, 270°, 7ERK pf E n Oa H 
Jee Pt AARC SR Ra T A 
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WER x, y, —x, -y 分 别 表明 初 
RAAT A O°, 90°, 180° 与 270°, 
APS TEx, vy, -2, -yth ii 
射频 脉冲 。 如 90°. BIB x 轴 初 
始 相位 前 为 0 ， 强 度 力 使 核 必 90° f 
倒 的 射频 脉冲 ， 或 者 党 着 -x HEE AD 
-90* 倾 倒 角 的 射频 脉冲 ,任何 平面 
线 偏振 场 总 可 分 解 为 两 个 反 向 的 圆 偏 
trig: B, = 2B,cos {wt + 中 ) = 
可 e+ 有 ee 右边 第 一 项 为 
Alte Hl ie. ， 第 “项 为 左旋 的 国 偏 
fees. MFR y 为 正 的 核 ， 其 拉 
摩 进 动 为 左旋 的 ， 而 ? 为 负 的 核 ， 则 
是 右 旋 的 。 当 射频 场 频率 与 核 的 拉 摩 
频率 相等 时 ，w = wo = 7B, 便 发 生 核 
EHR. Fy 为 正 的 核 ， 只 有 左旋 
itRSS, MARERA 
与 核 的 进 动 方向 相反 ， 不 同步 ， 因 此 
这 米 支 仿 振 场 常常 被 略 去 。 反 之 亦 
然 。 只 有 当 射 频 场 很 强 时 ， 应 予 考 
处， 因 它 将 引起 Bloch-Siegert 位 称 。 
射频 放电 检测 器 radiofrequency 
discharge detector 气相 色谱 中 使 用 
的 一 种 放电 检测 器 。 其 结构 系 由 -- 金 
属 圆 简 和 简 中 央 的 一 根 金属 丝 所 组 
成 。 在 圆 简 和 区 之 问 施 加 射频 交 变 电 
AE (20 ~ 40MHz, 2000V) At, BR 
内 气 侍 即 放电 ， 使 阅 简 与 丝 之 间 有 直 
流 电 通过 {电压 约 为 60V)。 当 流 过 
圆 简 的 载 气 中 出 现 样品 组 分 时 ， 此 直 
流 电 压 就 发 生变 化 而 输出 信号 。 
射频 火花 (BF) 源 radio fre- 
quency spark source 简称 火花 源 .. 无 
机 质谱 仪 的 一 种 常用 离子 源 。 由 装 有 
一 对 电极 的 真空 室 构 成 。 通 常 一 个 电 


极 蚌 用 被 分 析 物 质 散 成 样品 电极 ， 另 
一 个 电极 为 参考 电极 。 在 相距 很 近 的 
两 个 电极 间 ， 扣 上 上 几 百 kHz 以 上 、 几 
+ KV 的 高 频 电 压 ， 使 两 电极 问 产生 
电 火 花 放 电 ， 从 而 引起 电极 物质 的 燕 
发 电离 。 这 种 方法 能 使 电极 物质 及 存 
在于 电极 间隙 的 气体 全 都 电离 ， 有 较 
席 的 电离 效率 ,但 由 于 腐 子 初始 能 量 


: RU, -MEHI AR Ta 


才能 得 到 好 的 分 辩 。 

射频 脉冲 相位 角 phase angle of 
radio-frequency pulse 见 射 频 场 条 。 

MEME spectrometry 摄 谱 法 是 将 
激发 试 样 获得 的 复合 光 通过 入 射 狭 颖 
射 在 分 光 元 件 上 ， 使 之 色散 成 光谱 ， 
然后 用 感光 板 接 受 光谱 辐射 再 用 光 
WEE, 光谱 比 长 仪 或 测 微 光度 计 
进行 谱 线 观 赛 和 测量 的 方法 。 摄 谱 法 
适用 于 较 宽 的 光谱 区 ， 线 性 范围 也 较 
E., 具有 灵敏 ， 准 确 等 特点 ， 常 用 于 
多 元 素 同 时 测定 。 

伸缩 振动 stretching vibration JM 
子 沿 连 接 它们 的 化 学 键 散 周期 性 的 伸 
HARR., MS r Zea, “GPS 
化 举 键 在 同一 平面 内 均等 好 同时 向 外 
或 向 内 伸缩 振动 ， 称 为 对 称 伸缩 振 
0, OHS» 表示 ; 车 -一 个 化 学 键 
向 外 伸展 而 另 …- 个 化 学 键 向 内 收缩 伸 
缩 振动 ， 称 为 不 对 称 伸缩 振动 ， 以 符 
号 表示 。-- 般 v 比 zv, 的 频率 高 。 


| 只 有 分 子 振动 有 偶 极 矩 改 变 时 才 会 产 


生 明 显 的 红外 吸收 峰 ， 高 度 对 称 的 化 
FH, MRAM FH, 
Ob Be SW EAT aR Be eg as E 
MERAIH E, RERS 
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常数 比 变 角 振动 的 要 大 ， 同 一 基 团 的 |; 


响 ， 相 对 于 真实 分 布 有 所 增 宽 ， 经 过 


伸缩 振动 吸收 常 出 现在 高 频 病 。 甲 基 | mee gts ae ee 


ALE PRG AL tae et a LAT AR 


PARI 2553 valence analysis of 
amenie FPA SUE ARRAS BT 
RA, Be RE MMB A 
布 于 自然 异 的 元 素 。 作 为 少 有 的 天 然 
BH (As) 其 纯度 为 80 和 ~ 98%, LI 
游离 状态 存在 。 氧化 数 不 同 毒性 不 
同 ， 例 如 AsO, AAAA, mAAR 
PET] eA ae, WR A od TARA 
要 。As 重要 的 氧化 数 为 -3、+3 
和 和 +5。Ast + DRAB RH 
以 As0 ”的 形式 存在 。 当 酸 的 浓度 降 
低 时 ， 就 出 现 HAs0,， 在 大 性 溶液 
P, ERE AO. As(V) 不 存在 单 
独 的 +5 价 离子 ， 而 只 能 以 Aso’. 
As0， 的 形式 存在 。 在 酸性 溶液 中 是 
HAa0s ,还 有 气态 的 AsH, 。 

深度 分 辨 府 depth resolution 不 
均匀 组 成 的 表面 与 界面 随 深 度 而 改变 
其 组 成 。 实 测 的 滚 度 -深度 分 布 ， 由 
于 俄 歌 电子 或 光电 邯 平 均 自由 程 的 影 


| process 


| 变 进 一 步 加 剧 了 这 种 增 宽 效应 。 假 设 


有 一 理想 的 界面 ， 其 浓度 分 布 应 该 是 
阶梯 形 ， 则 深度 分 辩 率 可 定 立 为 : 以 
HR HA. 在 左右 两 侧 的 一 段 深 


| FERA, Re Fae Pe SIE 
， 度 以 -- 规 定量 增加 或 减少 。 影 响 深度 


RSIS, ERHI H 
巴特 性 、 离 子 束 辐射 引起 的 效应 等 。 
RILA HE deephole fractionating 
将 较 针 的 试 样 (50 ~ 
100mg} 装 人 大 而 深 的 电极 孔 穴 内 ， 
在 电弧 中 稳定 地 燃烧 ， 由 于 试 样 不 与 
WU eh, OR EAE E 
使 试 样 慢 慢 升温 ， 易 挥发 元 紊 逐 渐 
地 、 缓 慢 地 从 电极 孔 穴 中 燕 爱 出 来 ， 
而 中 等 挥发 元 紊 和 难 挥发 元 寒 的 燕 发 
受到 抑制 ， 随 后 燕 发 则 来 ， 利 用 这 种 
分 仿效 应 ， 得 到 的 光谱 背景 较 浅 ， 中 
等 挥发 元 束 和 难 挥发 元 素 详 线 很 少 出 
现 ， MATCH, THB 
RICH AS HR 

BIZ RH neurotransmitter 神经 
WIARA A, MRE 
放出 的 一 种 化 学 递 质 。 和 通过 神经 递 岳 
着 用 于 次 一 级 神经 元 或 效应 器 【 心 
MA. AREER AL, BR. A 
等 )， 完 成 神经 冲动 的 全 部 过 程 。 神 
人 经 递 质 分 外 局 神经 递 质 和 去 甲 上 涌 上 腺 
素 、 乙 酰 胆 城 和 申报 神经 递 质 如 5- 状 
Am. SERS, 

WM dialysis — phia AE. 
两 个 液 相 之 间 被 一 层 半 透 膜 隔 开 .。 渗 
MAPK (PBI) 通过 
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Ae EBAY -AA BAe 
液 中 得 到 浓缩 。 渗析 与 渗透 不 同 的 
是 . BRR (而 不 起 溶剂 ) 透 


TR. BoA aA PRA KT RK 


PERAKE. 


HARR permeation limit ， 


molecular weight 对 特定 的 旋 胶 色谱 
柱 而 言 ， 
限制 ， 能 自由 进出 填料 孔隙 的 溶质 的 
RAR Fit. 即 小 于 些 分子 量 的 洲 
质 ， 因 都 能 无 束缚 地 进出 填料 表面 的 
FLER, ARTE AA RR RAR CB 
体积 ) 处 流出 ， 相 互 之 问 无 法 分 离 ， 

SO dialysis MERGES. -种 将 
DAFT RAF UKAT WBA R) 
PRA. ARS TRB 
(如 胺 棉 、 玻 璃 纸 、 膀 胱 膜 等 ) 制 成 的 
RFE JHE PH Ak AA 
PAR. NS} TRATE 
RY BILE RASH, APIA hE 
度 相等 ,但 大 分 子 不 能 通过 而 保留 在 
A, RSP AR RE Me OT BH ay Se 
Rory MELA FH. 

浴 析 器 ”dialyzer 渗析 器 的 结构 
KUTAT AEE. MAKEA 
RCSeKMLE, WERTER 
RMA ERIS, ch FL aH 
MSE. THK HEA Sin. WH 
KARERE FT. HFA 5p 


在 该 性 上 完全 不 受 孔 体积 的 


: 水 合 物 的 平台 ,而 0.6 
| 可 检测 到 六 、 四 .二 一 水 合 物 。 表明 


| 离 出 可 潍 析 的 低 分 子 甚 的 待 测 组 分 ， 


SC ARIE SE ARE. 

升温 曲线 beating curve ”由 升温 
测 得 的 记录 曲线 : Bop eRe BE 
CT) , 横 半 标 为 程序 温度 (7 了) 或 时 间 
(0). ERa h Ti THA R 
HE ETE A Ek EERE E 
时 的 温 刻 . 

升温 速率 ”temperature rate {ERE 
说 升 源 色 谐 操 和 作 中 .色谱 性 温度 在 单 


， 位 时 间 内 升 高 的 程度 ,单位 基 


Tmn, 为 使 柱 温 与 被 分 离 组 
分 的 沸 程 相生 应 ,升温 速率 的 选择 既 


| 要 普 虑 分 离 效 率 , 义 要 考虑 分 析 速 度 ， 
| 若 升 温 速 率 较 低 , 分 离 度 增 大 . 划 沸 点 


高 的 组 分 保留 时 间 过 长 且 峰 变 宽 ;而 
HAEREA. ,虽然 分 析 时 间 缩 得 ,但 
HRS) REARS, HAE 
来 说 ,一 般 远 在 0.5 ~ 10 min- 的 
范围 为 宜 . 

HAEE heating-rate curve 


mamaa 28 hot a ce ( SP) 5 
温度 (7) 或 时 间 (1) 关系 的 曲线 。 纵 
坐标 为 对 , 宽 尝 标 为 了 或 5 在 热 分 


术 中 天 温 速 率 是 一 个 很 重要 的 实验 条 
it: SGN EA aE 
温度 与 升温 速率 密切 相关 ,由 于 升温 
速率 越 大 ,所 产生 的 热 丽 后 现象 越 广 ， 
Ta Bt oh A m, 
2.5C ，min 的 升温 速率 测定 
NISO, - 7H,0 的 热 重 曲 组 ,只 得 到 一 
> min HH 
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EEE RAAT PAER E 
生 必 耗 (3%) SH biochemical 
oxygen demand; BOD 地 而 水 体 中 微 
生物 分 解 有 机 化 合 物 的 过 程 中 消耗 水 
HARR a ah. SA He oo Gr Sa A 


BOD. 微 牛 物 在 分 解 有 机 物 过 程 中 ， 
分 解 作 用 的 速度 各 程度 同 温度 和 时 间 


有 直接 关系 ， 为 了 使 测定 的 BOD ; 
| EW effective half-life), RHE AA 


值 有 种 比 性 ， 采用 在 WTRF. 
培养 5d 后 测定 溶解 氧 消耗 量 作为 标 
准 方法 ， 称 为 天 日 生化 需 氢 量 : 
ERREA determination of 
biochemical oxygen demand 采用 规 
WBS ie R eK OK 
污染 水 的 相对 需 氧 量 。 此 方法 测量 
有 机 物 生 化 降解 所 需要 的 毛 (RE 
SARS) 以 及 氧化 元 机 物质 如 硫 
1. HRA AS. wa Ein 
PRG kA Se, WA En a 
SiS ABARAT AOR CR 
AER). 测定 方法 分 以 下 几 个 步 
MW ae A Oe 
P., ZEAL AS A4 T E a JE 
定 的 一 段 时 间 ; 测量 培养 开始 前 和 
培养 结束 后 的 溶解 氧 (D0); 根据 


开始 和 最 后 的 DO 之 差 计 算 BOD, | 


培养 的 温度 一 般 控 制 在 (20 + 
DT, BJU EA 5s4， 些 时 测 得 
的 结果 又 称 为 互 天 生化 需 氧 量 ， 简 
记 作 BOD, . 

生物 半衰期 ”biological half-life 
存在 于 生物 体内 某 特 定 组 织 中 的 放射 
性 同位 素 . 由 于 生物 学 的 过 程 ,比如 


上 排出 ER A A AS Be A A 


BAL SRM AE. 在 
这 种 情况 下 , 当 放射 性 同位 素 降 到 开 


| 始 的 广 时 所 和 需 的 时 间 就 称 为 生物 半 


全 称 是 生物 化 学 需 撤 起 ,通常 计 为 ”大 期 。 组 织 中 存在 的 放射 性 闻 位 素 通 


过 自发 造成 的 ,使 放射 性 强度 降 为 开 
始 时 的 -时 所 需 的 时 间 叫 做 有 效 半 


的 作用 是 有 效 半 衰 期 越 长 作用 越 大 ， 
生物 半 误 期 也 可 理解 为 药物 /生物 物 
质 在 体内 消除 一 半 所 需 的 时 间 , 生物 
半衰期 可 以 帮助 判断 何 时 达到 稳 术 严 
药 浓度 ,合理 确定 给 药 肝 间 间 隔 , 了解 
药物 停 用 后 一 定时 间 内 尚 剩 留 
的 药 量 。 

SERB biosensor HHEH 
细胞 的 识别 机 能 ， 用 特定 的 分 子 认识 
机能 物质 来 识别 化 学 物质 ， 并 将 这 种 
北 学 信息 转变 为 电信 号 、 光 信号 的 装 
置 。 可 用 于 环境 监测 ， 痢 床 检 验 和 生 
化 分 析 等 方面 。 

生物 催化 电极 biocatalyzing elec- 
tode 一 种 生物 电极 ， 例 如 醇 电 极 、 
微生物 电机 。 利 用 生物 膜 的 专 一 性 选 
PERSIE, MIDE, Alea 
化 学 电极 对 产物 电化 学 活性 的 检测 实 
现 对 底 物 的 分 析 。 

生物 电化 学 bicelectrochemistry 
利用 电化 学 的 原理 以 及 实验 技术 ， 从 
蛋白 质 、 核 酸 等 分 子 、 细 胞 水 平 上 研 
究 生物 分 子 氧 化 还 原 反应 机 理 与 其 生 
物 生理 学 意义 的 关系 ; 揭示 生物 体系 


通过 代谢 或 排 证 就 会 使 之 从 该 组 织 中 上 内 电子 传递 与 能 量 代 谢 、 物 质 代谢 之 
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间 ， 以 及 与 信号 情 疗 、 传 导 之 间 的 关 
系 ; 药物 对 生物 体系 的 作用 ; 电场 、 
磁场 对 生物 体系 的 作用 等 ， 以 及 由 此 
而 产生 的 生物 电化 学 技术 的 研究 与 应 
用 。 是 由 电 生 物 掌 、 生 物 物理 学 、 生 
物化 学 以 及 电化 学 等 多 门 学 科 安 叉 形 
成 的 一 门 独立 的 学 科 。 

SWRI bioluminescence 发 生 
TES PRR PRLS RO. ER 
PREM ARMS. 3k 
是 人 们 知道 的 最 常见 的 一 种 生物 发 
光 。 HE FREERK, EA 
万 体系 的 生物 发 光 。 这 是 两 种 研究 得 
最 忆 的 生物 发 光 体 系 。 通 常 说 的 生物 
发 光 是 指 肉 跟 可 看 到 的 发 光 现 象 ， 实 
际 上 还 有 肉眼 看 不 到 的 生物 微弱 发 光 
AG AOC. ISTE A Bl 
化 过 程 中 能 发 射 光子 ， 这 是 生物 发 光 
的 一 种 主要 的 源 朱 。 生 物 发 光 分 析 灵 
敏 度 高 ， 一 般 可 达到 10°" mol 的 水 
平 。 如 果 结 合 免疫 分 析 ， 形 成 所 谓 生 
物 发 光 免 疫 分 析 法 。 因 此 近年 来 生物 
发 光 分 析 已 经 备 裔 应 用 于 生物 学 和 医 
学 方面 的 研究 。 

EMRA bioluminescence 
sensors ”基于 生物 发 光 原 理 ， 且 具备 
RRS SHER. RAE 
RIB. 

生物 功能 物质 biological functional 
materiale 具有 识别 能 力 的 生物 分 
T. Wẹ. bmnp, BAIRR 
的 选择 性 。 

生物 功能 物质 的 闽 定 化 biotogical 
functional material immobilization 将 


具有 分 子 识 别 能 力 的 生物 功能 物质 ， 


mA, TUR ASR. ALR. tay 
键 侣 于 其 些 高 分 子 材料 ， 生 物 高 分 子 
或 无 机 材料 内 制备 成 感应 器 。 

生物 耕 氧 传感器 biological oxygen- 
consumption sensor JPR PERS TE BE 
FF BY) GE Ay Be ne PT PA ER 
器 。 是 环境 监测 中 常用 的 一 类 传 感 
器 ， 通 过 对 生化 耗 氧 量 的 测定 可 以 评 
价 水 体 被 有 机 物 污染 的 程度 。 

生物 机 能 性 发 光 biofunctional lu- 
某 些 生物 在 进化 过 程 中 
为 适度 环境 条 件 在 可 见 光 区 的 发 光 ， 
是 生物 在 进化 过 程 中 保存 下 来 的 .种 
iM SLAB. EAA BRA. GA 
讯 .求偶 等 功能 。 能 发 出 可 见 光 的 生 
物 有 发 光 细 菌 、 真 菌 、 放 射 虫 类 、 海 
H. FER, SAKRSRR MMH 
等 。 据 统计 动物 界 约 有 半数 种 群 含有 
发 光 的 类 群 ， 其 中 多 数 属 证 海洋 生 
物 , 元 其 是 深海 动物 。 这 类 生物 有 专 
门 的 发 光 器 官 ,， 而 高 等 植物 、 乌 类 、 
哺乳 动物 发 光 的 现象 却 比 较 少 见 。 这 
些 生 物 的 发 光 虽 然 微 弱 , 但 是 在 人 眼 
的 可 见 范围 内 , 它们 都 可 发 出 蓝 绿 色 
的 光 , 而 县 几乎 都 有 荣光 素 酶 参与 反 
应 , 是 一 个 需 氧 的 过 程 。 这 类 发 光 统 
称 为 微弱 发 光 。 因 为 它们 都 有 专门 的 
发 光 器 官 , 与 某 些 生理 功能 相 美 , 所 
以 也 称 为 机 能 性 发 光 。 

生物 利用 度 bioavailability 药物 
制剂 中 的 活性 药物 被 全 身 利 用 的 程 
BE, 包括 进入 栖 循环 的 相对 剂量 和 速 
度 与 一 戎 比 制 剂 相 比 }。 菜 剂型 中 


minescence 


i 药物 的 生物 利用 度 ， 数 值 上 等 于 把 该 


f 
t 


药物 在 体内 最 易 被 利用 的 形式 OA 


4 sheng 605 


常 为 静脉 和 注射 剂 ) 当 作 100% 吸收 | 


时 ， 该 被 试验 剂型 中 药物 吸收 的 分 
数 。 生 物 利用 诬 实 际 上 是 制 剂 间 或 剂 
型 间 等 将 性 的 指标 ， 如 捍 两 个 制剂 的 
生 牺 利用 址 相等 ， 它 们 就 是 生物 等 效 
的 ， 在 临床 应 用 时 发 挥 相同 疗效 。 如 
生物 利用 度 不 同 的 两 制剂 ， 疗效 就 
不 同 。 

ÆW biomembrane 
BAZAAR REAR, RIESE 
是 第 类 各 蛋白质。 高 等 生物 膜 的 主要 
脂 类 有 磷脂 BIRME, WHEA 
BEI: (MIRAE). BRASH (Sap 
E). HRABI. SRR E 
SAR. EHK HNE 
He Ja PC BE 2 A RE R 
模型 )。 上 膜 对 水 和 亲 脂 性 物质 可 通 
透 ， 对 离子 有 器 通 透 性 ， 对 极 性 物 
iA, WPA. PAI OT IK 
菲 主动 转运 和 载体 介 导 系统 透 过 细胞 
AR AREA SPE A Re cE A 
RAF. BAT fe ee eA (Con 
某 些 神经 纤维 的 肌 鞘 肉 ) ， 并 且 是 蛋 
白质 合成 的 调节 部 位 。 

生物 膜 电 极 biomembrane electrode 
通过 吸附 、 键 全 、 交 联 或 包 埋 等 方式 
将 具有 一 定 生 物 活性 的 分 子 引 人 电极 
表面 而 构 置 的 电极。 
生物 亲 和 型 传感器 biological af- 
finity sensor ”基于 底 物 分 子 与 固定 化 
的 敏感 成 分 具有 生物 亲 和 作 用， 两 者 


特异 性 的 结合 引起 敏感 成 分 分 子 结构 | 


各 /或 固定 介质 发 生物 理化 学 变化 ， 
由 此 而 构 置 的 传感器 则 称 为 生物 亲 和 
型 传 感 回 。 


生物 色谱 biological chromatogra- 
phy BKKEH. HAM. MB. Ik 
类 、 核 苷 核酸 等 生物 大 分 子 的 色谱 分 
离 制 曾 技术 。 与 采用 常规 色谱 方法 所 
分 离 的 物质 不 同 ， 待 分 离 的 生物 课 合 
体 样品 分 子 量 较 大 、 在 自然 界 通 常 呈 
离子 状态 、 兼 具 亲 水 性 和 朴 水 性 、 易 


: 失 活 、 与 图 定 相 表面 产生 非 专 一 性 的 
BRED | 


相互 作用 。 因 此 ,生物 色谱 所 采用 的 
固定 相 和 色谱 分 离 条 件 需 考虑 生物 样 
品 的 特 琶 手 , 

生物 特异 性 柱 biospecific column 
对 生物 活性 成 分 具有 特殊 吸附 作用 的 
色谱 往 。 是 将 具有 生物 活性 的 配 位 体 
CRO, FAB. 抗体、 激素 等 ) 以 共 
价 键 结合 到 不 说 性 固体 基质 上 制备 而 
成 的 ， 芋 白质 或 生物 大 分 子 等 生物 活 
性 物质 六 与 生物 活性 配 位 体 之 间 的 特 
PRADA MAA OR. Te, 
谱 中 使 用 的 就 是 这 类 色谱 柱 。 

Æt ik a Aa analysis of 
original organism in body fluid 分析 生 
PARR. SRE a eS pk 
中 的 环境 污染 物 及 其 代谢 产物 的 合 
量 ， 以 确定 有 机 体 受 环境 污染 的 程度 
和 受害 的 危险 性 。 生 物体 流标 本 是 根 
据 环 境 污染 物 在 体内 的 代谢 特点 和 是 
否 便 于 采集 和 分 析 来 选择 的 ， 常 用 的 
仁 液 有 血 、 尿 和 唾液 等 。 体 液 在 这 种 
藉 态 分 析 检 测 过 程 中 , 无 需 任何 
预 处 理 。 

生物 效能 ”biological efficacy ”化 学 
药剂 《和 制剂) 作用 于 生物 体 的 影响 
和 功效 。 包 括 两 个 方面 的 效应 : (1) 
功能 性 效能 ， 即 该 药 制剂 对 生 箱 体 应 
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有 的 作用 ; (2) 毒 副 效能 ， 即 该 药 
制剂 在 发 挥 正常 活性 ， 同 时 伴随 的 有 
害 的 生物 效应 
SMMC RAR Biological 
redox standard state 
一 个 电子 给 体 《还原 剂 ) ee F 
给 一 个 电子 受 体 {氧化剂 ) ER 
的 量度 ， 因 此 ， 对 于 一 个 给 定 的 氧化 


还 原 反 应 ， 电 子 流动 是 从 氧化 还 原 电 
对 中 具有 低 的 标准 氧化 还 原 电 位 的 还 


原 剂 到 具有 较 沿 标准 氧 尼 还 原 电 位 的 
氧化 剂 。pH 为 了 的 生物 氧化 还 原 体 
系 的 普通 标准 状态 就 是 生物 氧化 还 原 
标准 状态 。 

生物 医学 质谱 法 biomedical mass 
spectrometry 用 于 生物 医学 领域 的 质 
谱 分 析 广 法 。 用 于 临床 医学 ， 又 称 为 
临床 质谱 法 《elinical mass spectrome- 
try) 。 用 于 生物 组 成 、 药 物 及 其 代谢 
物 的 分 析 ， 生 化 、 生 理学 等 基础 医学 
研究 ， 以 及 疾病 的 诊断 和 治疗 等 。 
£3) biological product ”应 用 
自然 的 或 以 基因 工程 、 细 腹 工 程 、 蛋 
白质 工程 、 发 酵 工程 等 生物 技术 获得 
的 微生物 、 细 胞 及 各 种 动物 和 估 源 的 
组 织 和 液体 等 生物 材料 制备 的 ， 用 于 
人 类 疾病 的 预防 、 治 疗 和 诊断 的 药 
部。 生物 制品 可 分 为 五 类 : (1) 疫 
H. 细菌 类 疫苗 、 病 毒 类 疫苗 、 联 合 
疫苗 等 (2) RERRSE MH; 
(3) MWAH, ALAA, Ate 
疫 妹 蛋白 ; (4) SWAT, FRR, 
BARR; (5) 诊断 制品 ， 和 体外 
诊断 制品 、 体 内 座 断 制品 。 


生物 质谱 法 biological mass apec- 


trometry; BMS 特 指 研究 与 生物 相 


| 关 物 质 的 质谱 分 析 法 。 从 生命 科学 的 
| 观点 研究 有 本 分 子 ， 为 区 别 于 -- 般 有 

机 质谱 分 析 ， 在 医学 上 使 用 生物 医学 
氧化 还 原 电位 是 ， 


质谱 法 一 鹿 。 

生物 自 显影 法 bioautography Bp 
生物 与 能 检 出 法 。 本 法 适用 于 抗生素 
等 共生 物 活性 物质 的 检测 。 方 法 是 将 
分 离 后 的 薄 层 与 有 适当 微生物 的 琼脂 
培养 基 表 面 接触 ， 经 过 震 养 后 观察 抑 
菌 斑点 。 薄 层 上 的 活性 酶 与 同位 的 农 
药 结合 ， 抑 制 了 底 物 酶 的 水 解 ， 农 药 
即 在 深 色 背景 上 呈 无 色 斑 点 。 醇 检 出 


， 法 常用 于 农药 的 检 出 。 


生长 激素 growth hormone; GH 
由 垂体 前 叶 嗜 酸性 岗 胞 分 弯 的 由 188 
TAERE. 具有 促 
进 副 白质 生物 合成 ， 增 加 血糖 和 脂肪 
ROEM. EEF CRIME KR 
REAREA ERE MR 
AM. ERM ODI Sia Re 
Adz {儿童 ) REA OR 
Ads 分 记 不 足 引 起 侏儒 症 。 

SEIS HH growth regulating sub- 
stance growth regulator JE FRR RR 
能 使 生物 生长 发 生变 化 的 营养 物质 和 
可 改变 生长 形态 的 物质 。 例 如 一 般 认 
为 植物 生长 调节 物质 应 该 具有 像 生物 
体内 的 生长 激素 那样 固有 作用 方式 ， 
并 电 现 出 相应 的 效果。 植物 生长 激 
素 、 抗 植物 生长 油 家 和 上 射 生 长 诱导 


| 物质 ， 以 及 2,3,5- 三 夏 莱 甲酸 、 委 豆 


R. RMR (anemonin) 统 
可 以 看 做 是 生长 调节 物质 ， 嫩 适用 于 


i 生物 体内 原来 含有 的 物质 ， 也 适用 于 
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实验 合成 的 化 合 物 。 

生长 因子 growth factor 细菌 在 生 
BNE SP es AM ob Fe he BY ee , 
主要 是 水 . RR, AR, ALAS. 
有 些 细菌 尚 市 若干 特殊 的 物质 才能 生 
KE. BOR SERRE A. WE 


ac PEK BP a sR ge E 
的 主要 功能 是 构成 核酸 和 辅酶 ; 此 外 
还 有 -- 些 特殊 的 生长 因子 如 里 因子 
AVRAT. Wia aH AR 

SH Pp KENAM p-agonist 
residues determination of pig S 36A 
是 一 类 人 工人 台 成 药物 ， 具 有 降低 家 冀 
bl}, RE WAR, 促进 家 畜生 长 ， 
ae ARMA, EEH 8 兴奋 剂 在 
LHF (Cenbuterol), HEACH 
# (Clenbuterol - HCI) Mie T i 
{ Salbutamol) 等 , 6 MBA A A 
HE NA MR EE HE 
A. MER BS PR ANEMA 
食物 链 进 人 人 体 ， 对 人 体 产生 危害 特 
AAR ORR AR EBA. KW. 
美国 、 加 拿 大 及 我 国 等 国家 马 枯 文 禁 
止 其 作为 饲料 药物 添加 剂 司 用。 目 
前 ,生猪 的 户 兴 奋 剂 监测 主要 是 测量 
REAR, ARR SH. 
测 方法 有 气相 色谱 -质谱 联 用 法 
(GC-MS)、 液 相 色 谱 法 HPLC )、 
淤 相 色谱 - 质 详 联 用 法 (HPLC-MS)、 
薄 层 色谱 法 (TLC)、 气 相 色谱 -红外 
联 用 法 (CC-FTIR)、 酶 联 免 疫 法 
(ELISA) 和 放射 免疫 法 (RIA) 等。 

AAH acoustooptic tun- 


able filer; ADTF 一 种 建立 在 光学 
各 向 异性 介质 的 声 光 衍射 原理 上 -的 电 
调谐 法 法 器 。 当 输入 一 定 频率 的 射 闫 
信号 时 ，ADTF 会 对 人 射 多 色光 进行 
入 射 ， 从 中 将 特定 -- 段 中 心 波 长 的 准 


: 单 色光 在 偏离 主 光 轴 级 光谱 一 定 角度 
种 B 族 维 牛 素 ， 为 辅酶 或 簿 基 的 成 | 
分 ;多 种 氨基 酸 为 缺乏 某 此 氨基酸 合 | 


的 方向 上 入 射出 来 从 而 达到 分 光 的 目 
的 .以 AOTF 作 色 散 元 件 的 光谱 仪 与 
传统 的 基于 机 械 调 谐 色 散 元 件 相 丝 具 


| 有 明显 的 优点 ， 结 构 简单 ， 无 移动 部 
O AE, EEU, REEDE, REIK 
”过 程 快速 及 多 模式 。AOTF 在 光谱 分 


析 中 有 广泛 的 应 用 ， 利 用 AOTF 的 和 
射 和 快速 扫 措 特性， 可 以 制 成 者 种 新 
型 快速 扫描 装置 ;利用 AOTF 的 大 角 
孔径 和 强 的 集 光 能 力 可 以 制 成 各 种 成 
SCH; AOTF KS BY 
出 和 阿 时 调制 性 质 ， 目 前 已 被 应 用 寺 
制造 志 维 光谱 仪 以 进行 多 组 分 分 析 ， 

Aii acoustooptic tining 在 
发 生 声 光 效 应 导致 声 光 衍射 时 ， 必 须 
泣 足 动量 匹配 条 件 : R= K+, Xt 
HE k ALK BRIE. AH 
7609 JE aR, € ilé iA 
分 别 为 

ZTR; 2an; 2T 

k= n` k= k = RE 

AP, ay. n, 分 出 是 和 卫 射 元、 人 射 光 


i 的 折射 率 : A, 是 入 射 光 的 真空 该 长 ; 


了 是 超声 驱动 频率 ; v 是 声波 在 晶体 
中 的 传播 速度 。 因 此 ， 对 一 个 固定 的 
声 频 六 RAMS (HARER 
带 ) 的 光 满 足 条 忻 而 被 入 射 。 政变 
超声 激励 频率 时 ， 为 了 维持 动量 匹配 


608 sheng aE 


条 件 ， 衍射 光波 带 中 的 中 心 波长 AD | 


(LD RA ae eh, SORE 
调谐 。 利 用 声 光 调谐 可 制 成 声 光 可 调 
谐 滤 泡 器 《ADIfF)， 作 为 色散 【分 
光 ) 无 件 用 于 光谱 分 析 . 工 作 ， 与 传 
统 的 分 光 元 件 ERER., TA 
Ht) 相 比 ，AOTF 有 一 系列 突出 优 
点 : 能 以 极 高 速度 实现 电 调 谐 
《10hs 7247), ATT BT Sc 2a ey Be 
扫描 ; ATLA., RAEE. fE 
ZOER, AT REPS BT, 
AOTF 器 件 是 国 态 的 ， 不 带 要 机 械 运 
动 器 件 ， 不 但 误差 小 而 且 可 用 于 特殊 
场合 《如 震动 、 强 冲击 场 含 )。 此 
外 ， 因 为 电 调谐 工作 方式 使 于 与 计算 
机 控制 连接 :实现 多 功能 实时 控制 。 

南光 效应 ”acoustooptic effect H 
超声 波 包 入 某 些 光 学 各 向 异性 的 介质 
中 后 ,由 于 光 弹 效应 使 介质 的 折射 率 


发 生 周 期 性 变化 ， 形 成 一 个 “位 租 | 


光 树 ”， 若 光束 通过 介质 〔 称 为 声 光 
晶体 ) HER SAN, BATH 
成 向 不 同方 向 出 射 、 偏 振 面 正 交 的 线 
PGE Co 光 和 e 光 )。 这 种 现象 称 
为 声 光 效应 。 

AREK sonoluminescence 气体 
或 固体 对 超 尚 波 能 最 有 上 比较 好 的 吸收 
能 力 ， 而 超声 波 在 液体 中 衰减 和 吸收 
是 比较 弱 的 。 如 捍 想 把 超声 波 能 量 转 
称 给 被 体 中 的 某 些 分 子 或 离子 ， 必须 
先 对 液体 进行 空 化 处 理 ，。 经 空 化 处 理 
Za, JPR AT 
出 现 微 弱 的 发 光 现 象 。 这 种 现象 称 为 
声 狐 发光。 大和 们 对 于 声 致 发 光 现 象 的 
研究 已 有 较 长 的 时 间 ， 便 是 由 于 这 种 


现象 的 机 理 是 一 种 极其 复杂 的 过 程 ， 
虽然 有 许多 这 一 方面 的 文章 各 评论 ， 
但 对 超声 能 其 的 转化 过 程 ， 仍 然 不 很 
HEA 

HEIR RUSE determination of wet 
sedimentation LAE TAYE AI TE BT 
AST Bik h ee, 例如 十 
(BB). SB. FSU RRB 
式 的 降水 都 是 温 沉 降 。 通 常 习 惯 称 之 
为 大 气 降水 。 在 正常 情况 下 ， 太 气 中 
的 二 氧化 磋 浓 度 的 为 316 x 10S L/L, 


PREKER IEF., TAIK 


证 于 其 中 形成 碳酸 ， 使 降水 的 pH 值 
ESG. 若 降 水 的 pH 值 小 于 5.6， 
则 习惯 上 就 称 为 酸雨 。 降 水 的 形成 以 
及 降落 过 程 中 ， 都 会 吸收 和 吸附 大 气 
中 的 各 种 污染 物质 。 降 水 中 除 测 pH 
和 电导 外 ， 常 测定 化 学 组 分 为 下- 、 
Cl Br- , SO)", SOS”. NOP. NOJ, 
天 ”Na Ca’ Mg NHI 等 。 主 要 
分 析 方 法 是 离子 色谱 法 。 

MARC wet ashing 又 称 湿 法 
消解 。 一 种 常用 的 消解 试 样 的 方法 。 
在 低温 下 用 酸 深 发 坏 有 机 物 和 分 解 试 
fF. ARUN IEE, AE. M., S 
BARAMREMNRAH. RS 
EWE, a Fa NARH 
混 酸 。 与 于 法 灰 化 相 比 ,减少 了 元 素 
HERAK, PERKER. 增加 了 
起 污 的 可 能 性 。 新 近 广泛 使 用 的 微波 
SPAR BibT RRR 
75, AUR TTR EE, 避免 了 环 
境 污染 。 

湿 法 消化 JRE 
法 消解 。 是 一 种 常用 的 在 低温 下 用 酸 


wet digestion 


+A shi 609 


深 被 破坏 动 、 植 物 、 生 物流 体 中 有 机 


物 和 分 解 试 样 的 方法 。 常 用 的 是 盐 ， 
Be. TER, AR. RRA RRR ， 


(RA. AR EE a A 
AR Mak AA MAO, TARR 
硕 蔬 对 样品 消解 过 程 中 ， 悬 浮 物 和 固 
AURA ALR A AL AR CO, 
和 下 0， 人 金属 元 素 被 氧化 为 高 价 态 的 
离子 ， 其 他 易 挥 发 物 亦 被 除去 。 与 于 
法 灰 化 相 比 ， 减 少 了 元 圳 的 挥发 损 


R. BERAE, MT GRE ， 


能 性 ， 且 洲 样 时 间 长 。 为 了 加速 氧 化 


速度 ， 常 在 消化 试剂 中 加 人 某 些 氧化 | 


剂 或 催化 剂 ， 如 高 锰 酸 钱 、 过 氧化 
B. ERAM., CRRA. HRA 


等 。 新 近 广泛 使 用 的 微波 密闭 消解 样 ， 
method ”在 这 红外 区 的 光谱 测定 中 
常用 的 图 体制 样 技术 。 有 些 国 体 样 


ao, OR T OAS, DOR 
消解 速度， 避免 了 环境 污染 。 

TERE wet oxidation 
消化 。 参 见 滥 法 消化 条 。 

HEHA wet column packing 
又 称 汶 桨 填充 法 。 是 将 色谱 填料 均匀 
地 分 散在 合适 的 湾 剂 中 后 用 专门 的 填 
充 设备 装填 到 色谱 性 管 中 的 填 
充 方 法 。 

TEE St OS TDL wet-chemistry 
automated analyzer ”以 烧 标 、 试 管 为 
主要 工具 的 传统 分 析 法 是 以 手工 操作 
为 特征 的 - 经 过 几 代 大 的 努力 ， 再 在 
许多 湿 化 学 分 析 方 法 已 经 被 仪器 化 和 
自动 化 了 。 其 主要 形式 有 : (O) 程 
序 分析 器 ， 以 计量 杯 、 电 磁 交 和 蔬 通 
比 色 计 为 主要 部 件 ， 经 编程 控制 ， 可 
自动 完成 大 部 或 全 部 化 学 操作 ， 和 包括 
BUF. OR. NU. BAL RAS 


即 温 法 


测 基 等 ; (2) 连续 流动 分 析 仪 
CCRA) ， 以 蜂 动 泵 按 比 例 输 送 试 样 和 
ARHI ATEH, TEAR pi 
反应 达到 稳 态 而 后 测定 ; (3) 流动 


ERM CFIA), WEAR, 旋转 


进 样 将 ， 化 学 流 路 和 检测 器 四 部 分 组 


| 成 。 是 在 典型 的 知 , 5mm 的 细 径 管 中 


以 实现 可 控 的 分 散 和 非 稳 态 测量 为 特 
征 的 仪器 。 

TARE AER octadecyl si- 
lane; ODS 又 称 Ce。 是 在 硅胶 基 
质 雪 面 键 合 上 非 极 性 的 十 八 烷 基 后 
得 到 的 色谱 固定 相 。 它 是 键 合 固定 
相 的 典型 代表 ， 绝 大 多数 反 相 液 相 
色谱 体系 都 采用 该 固定 相 。 


ii SR, Of AR ee 
SHAR, BEKES, Rik 
AAR, RA eae 
时 ,固体 样品 要 多 加 一 些 ， 用 量 一 
般 要 5mg lit. AHMAR MH 
i1~2 7%, SR RRR. Alb 
a ie aR M N EE 
PRT. REP A RZ. 
片 或 矶 化 钨 和 窗 片 之 间 ， 把 窗 片 压 紧 
BA ny wt, Gy SE HET 
ARE, uh. Ze OPE 
定 中 ， 五 蜡 油 研 说 法 是 一 种 常用 的 
制 样 方法 。 

BEHE graphite cup electrode 
是 原子 发 射 光谱 中 所 使 用 的 电极 之 
， 它 是 由 石墨 制 成 。 石 墨 是 很 好 的 
电极 科 料 ， AEA. PATA 


gio shi A 
省 数 金属 和 非 金 属 的 分 析 不 产生 光谱 
干扰 。 用 和 销 头 可 以 制作 电极 上 的 本 ， 
样品 常常 是 粉 未 ) 放 入 电极 顶部 
的 杯 中 。 EA PP Re, X 
样 可 以 减少 放电 过 程 中 怀 中 热量 的 伟 
SR, FH ST ER RE 
他 部 位 一 样 粗 。 

GBR graphitized carbon 
black -一 -种 优 尺 的 气相 色谱 固定 相 . 
EH AHR MAETR, E 
AU RGR PR AEE, aR 
Set [AD Te FRR Ee a ek Me 
处 理 、 碱 处 理 等 ， 以 适应 对 各 种 有 强 
吸附 性 的 极 性 化 合 物 样 唱 【例如 醇 、 
ie. MB. 酸 、 碱 性 化 合 物 ) 的 分 离 。 
其 分 离 作 用 除 与 化 合 物 的 极 性 相关 
外 .还 与 化 合 物 分 子 的 空间 结构 
( 直 链 、 支 链 、 顺 式 、 反 式 以 及 邻 、 
fl. WED 密切 相关 . CARB 
在 真空 中 或 在 还 诛 性 气氛 中 在 
3000 世 的 高 温 下 加 热 制 成 ， 在 碳 表 面 
上 形成 石墨 状 的 唱 型 ， 其 表 商 均匀 ， 
活化 点 少 ， 大 大 改善 子 色谱 峰 形 ， 提 
高 了 分 析 的 再 现 性 。 

石 显 炉 原子 化 器 atomizer using 
graphite furnace fi AOP a TIERE h 
MAER, PARRA 
RIPAR. MAh A TE E 
量 ， 电 流通 过 石墨 管 产 生 高 热 商 温 ， 
最 高 温度 可 达到 3000°C,, RP A 
制 系统 是 控制 保护 气 的 ， 仪 器 启动 ， 
保护 气 氨 气流 通 ， 空 烧 完 人 毕 ， 切 断 氨 
“UR. Shu ATi UB Be ob BE 
流动 ， 以 保护 石墨 管 不 被 烧 蚀 ， 内 气 


中 心 孔 流出 ， 以 有 效 地 除去 在 于 燥 和 和 
ARE Pe SRA. Tale oR 
护 己 原子 化 了 的 原子 不 再 被 氧化 ,在 
原 于 化 阶段 ,停止 通气 ， 以 延长 原子 
在 吸收 区 内 的 平均 停留 时 间 ， 避 免 对 
原子 蒸气 的 稀释 ,， 石 墨 妒 原子 化 器 原 
子 化 在 石 坚 管 中 进 行 。 许 多 元 素 的 由 
对 灵敏 度 可 夺 10° ~ 10-7 g - 
PARRER 10-10 Pg, 与 其 
fi JL BRAE KH ENE, GE AR E 
多 ， 稳 定性 较 好 ， 应 骨 较 广 。 
ASX RF RAKBE graphite 
atomic absorption spectrometry 以 电 
热 石墨 炉 为 原子 化 器 的 原子 吸收 光谱 
Hh. BRK (B. V. Lvov) 1959 年 首 
SCRE iH. fh est (oe A AH RP 
电热 原子 化 器 ， 当 今 商品 仪器 使 用 的 
是 多 为 改进 的 Massmann PRA 
炉 原 子 化 器 。 它 的 优点 是 : (1) # 
REE. 特征 浓 度 最 好 可 以 达到 
10°"g; (2) 选择 性 好 ， 原 子 吸 收 信 
号 检测 是 专 一 性 的 ; {3) 样品 用 量 
小 ， 湾 体 进 样 量 通常 为 5 -20l， 畴 
DERE A 0.1 ~ 10mg; (4) 40E 
BR; (5) 适 有 内 范围 广 ， 可 以 直接 
测定 共振 钱 位 于 过 过 外 区 的 元 素 ， 可 
LAME A 60 种 元 素 。 它 与 质谱 分 
折 、 活 化 分 析 并 麟 为 痕 量 与 超 痕 量 分 
析 的 主要 方法 。 它 的 缺点 是 石 黑 炉 总 
发 热量 较 小 ， 炉 内 温度 分 布 的 时 间 、 
空间 的 不 均 刍 性 引起 的 基体 干扰 较 产 
BS. BPS TRAM EMA. 
APR FBG ea Ht 
absolute analysis of GFAAS aR AK IGE 


ml"', 


PRAMAS aA Pa Wi i 样 分 析 。 不 使 用 标准 物质 校正 .通过 


基本 物理 常数 将 分 析 信 号 与 一 定 分 析 | 


物质 量 相 联 系 的 分 析 方 法 。1980 年 
SR CW. Slavin) 提出 用 特征 质量 
my RIEU SBP bed FORAY HE at BT h 


RRE. m, 定义 为 产生 0.0044 峰 商 | 
积 豚 光度 所 需 被 测 物 质 的 质 : 
| 得 的 mo 基本 相同 ,测定 结果 与 标准 
| 物质 的 标准 值 相 符 ， 采 用 现代 石 绥 炉 


Hmi pg) : 


AP, As PRR; 5 是 校 
IE BH #8 BI ALR, 1986 MK HK 
(B. V. Lvov) H Si SRE Me RK 
征 质量 的 理论 模型 ，1990 年 又 提出 
THER, 


MDAs 
=5,08 x10”. Boa 
Mass * Ala ey'f 
4(T) ro 


gexp( -E/kT) P 


Ah, MARA RRS at | 


{g/mol) ; 咏 是 被 调 元 素 蒸气 在 氮气 
中 的 扩散 系数 (cm? ta); Ar 是 
谱 线 的 吉普 勒 宽度 ; Hla, w) EE 
PRA FE REP Ca = 0. 72a) 的 
Viogt 函数 和 分 值 ; a Viogt 轮廓 的 


虚 光 源 发 射线 变 宽 校正 时 的 吸收 线 超 
精细 结构 校正 因子 ; /是 暧 收 线 的 振 


FRE: ZT) RRMA S OBE T | 


BS HBC op pe: 2, 和 ,分别 是 原子 
SEMIN RMSE; k PRA 
SHR. 38 x10-3]， 
BEA (cm); (RABE KE 
Comm) 。 他 使 用 精确 的 物理 常数 计算 


K); re | 


了 35 种 元 素 的 特征 质量 ， 其 中 32 种 
元 束 的 特征 质量 的 理论 值 mo 与 实 
验 值 my 之 比 在 0.85 40.10 以 上 。 
共 他 许多 实验 结果 亦 证 实 ， 在 最 佳 操 
作 参 数 和 原子 化 温 麻 下 ， 不 同 实验 人 
员 用 间 一 类 型 的 仪器 在 不 同 的 扣 期 测 


原子 化 技术 ， 完 全 有 下 能 实现 石墨 炉 


， 原子 吸收 无 标 分 析 。 


BRAAFRMR quarz tube at- 


om-tapping 利用 应 管 捕 集 方 式 以 窗 


集 原子 提高 火焰 原子 吸收 光谱 分 析 灵 
敏 度 的 一 种 方法 。 石 英 管 团 于 燃烧 器 
上 方 ， 内 道 冷却 水 。 试 样 在 火焰 原子 


， 化 器 中 燕 发 和 (或) 原子 化 后 ， 为 


石英 管 表面 所 捕 集 。 然 后 遂 空 气 排除 


| 五 黄 管内 的 水 提高 火焰 温度 ， 使 窜 
| 集 在 管 表面 的 被 测 元 素 迅 速 原子 化 ， 


瞬间 原子 密度 增 大 ， 从 而 提高 测定 的 
RR, CHARTER, BH 
TRA 8] REE. TA CS i 
放 是 原子 捕 集 法 获得 高 灵敏 的 关键 。 

GRAM F RR quanz exchange 
column 在 核燃料 等 特殊 样品 的 高 纯 


| 分 析 中 ， 为 降低 被 测 元 素 BL Na 和 
阻尼 ; 6 是 争 近 线 影 响 因子 ; y' 是 考 | 


Si SSA SS, WR oD BT R A BE AOE 
确 度 ， 离 子 交换 分 离 时 采用 石英 制 成 
METRE. FRE PRR 
内 径 为 6~8mm， 长 约 150mm, 
MT WEA BE neede penetra- 
tion of petroleam bitumens 是 指标 准 
PARE 25 , APH 100g, 经 5s $ 
PSS AGAR, L 1/10 mm 
表示 。 它 表征 沥青 的 弄 度 ， 针 人 诬 越 


6i2 shi 时 


小 、 则 沥青 越 俘 。 针 人 度 标准 测定 方 
法 按 GB 4509 一 84 进行 ， 此 法 与 
ASTM DS 4424. €t A REBT LA PE eid 
分 沥青 牌号 和 供用 户 选 购 的 依据 。 
时 和 间 分 辨 电子 自 旋 共振 
solved ESR GAM Raa ESR 只 
有 [0 s Feds A a ES, ON EH 
磁场 调制 的 方法 ， 获 得 10 -4s 或 者 更 
短 的 时 间 分 辩 率 的 ESR 称 为 时 间 分 
BB TB we ski. 时间 分 辩 电 子 自 旋 


iime-re- 


共振 谱 仪 中 多 使 用 锁 相 技术 观测 ESR 


信和 号。 时 间 分 辨 电子 自 旋 共振 主要 应 
用 于 光化学 反应 的 初期 过 程 、 短 寿命 
自由 基 、 短 老病 激发 态 三 重 态 等 的 鉴 
定 及 反应 等 研究 。 

时 间 分 辨 情 里 时 变换 红外 光谱 
time resolved Fourier transform infrared 
spectroscopy; TRS 通过 物质 在 以 毫 
秒 、 微 秒 、 毫 徽 秒 、 以 至 飞 秒 的 赵 短 
讨 间 内 产生 的 分 子 振动 光谱 谱 图 变 戌 
EMRAT RRETA RHEE 
的 一 种 方法 。 此 方法 是 建立 在 一 个 最 
优化 的 时 间 分 辩 软 件 包 的 基础 上 进行 
仪 侨 的 控 删 、 数 据 采集 和 处理 ， 以 等 
高 线 堆积 图 的 方式 显示 大 量 成 组 的 数 
气 、 观 察 其 组 分 的 特征 吸收 强度 的 增 
加 或 减少 。 采 用 TRS 光谱 法 可 用 来 
腿 踪 许 多 化 学 反应 的 过程 ， 从 中 获得 
物质 丰富 的 物理 和 化 学 变化 的 动态 过 
程 中 的 结构 信息 ， 如 高 谷物 薄膜 在 周 
期 性 的 拉 伸 下 分 子 的 滑动 ， 微 晶 的 再 
Ria], AOR. 化 学 反应 动力 
学 ， 化 学 变化 中 的 瞬 变 中 间 体 等 。 

时 间 分 辨 光谱 time resolved apec- 
wa; TRS 有 见 时 间 分 辨 情 里 时 变 接 红 


| orescence spectrometry 


外 光谱 条 - 
时 间 分 辨 化 学 发 光 time resolved 
用 化 学 发 兆 对 混 


chemiluminescence 


合 物 中 多 种 化 合 物 进行 检测 时 ， 由 于 
| 这 些 化 人 台 牺 进行 化 学 发 光 反 应 的 寿命 
， 不同， 因此 能 够 在 不 同 的 时 间 对 不 同 


物质 所 产生 的 发 兴 强 麻 进 行 测定 ， 这 
种 基于 测量 时 间 不 同和 而 对 不 同 组 分 进 
行 区 分 的 方法 称 为 时 间 分 辨 化 学 
BGK. 

RTEA ESE time-resolved flu- 
对 混合 物 中 荧 
PEGI Be (BO on A Ze A Sv 
过 选择 合适 的 延迟 时 间 和 门 时 间 可 以 
区 划 和 测定 不 同 的 化 侣 物 , 这 种 方法 
称 为 时 间 分 辩 获 光 法 。 访 法 可 以 消除 
杂质 与 背景 获 光 以 提高 术 品 比 ,可 以 
请 除 溶剂 拉 间 散射 和 瑞 利 散射 的 影 
响 , 可 用 于 溶剂 松弛 的 时 间 分 辩 测 量 
进行 生物 大 分 子 与 基 团 作用 的 研究 
等 . 时 间 分 辨 荧光 法 不 仅 可 提高 测量 
RATE EAT We RE 
的 提高 。 

时 间 与 相位 增 量 成 比例 的 方法 
time proportional phase incrementation; 
TPPI -种 分 亢 各 阶 儿 其 子 信息 的 方 
法 ,其 脉冲 序列 为 


E a 了 i i 
W, -7 -0 oon > 18 oP, -T 


通常 亚 阶 多 量子 谱 出 现在 包括 频 偏 在 上 内 
的 化 学 位 移 频率 区 Aw b9 Pfi FIA— 
个 相 移 中 ,使 得 在 探测 信号 中 的 P 阶 多 量 
子 信息 将 分 别 表现 为 相称 Py 的 形式 。 
这 种 相 移 不 能 被 180° 脉 串 所 消除 ,最 后 
利用 相位 循环 可 以 分 离 单 . 双 和 量子 信息 ， 
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并 消去 单 量子 信息 ,只 得 到 双 量 子 信 息 。 


At RE S REM acquisition of | 


time-domain signal PFT-NMR 实验 中 
的 NMR 的 入 号 是 含有 体系 中 各 种 频 
率 共 振 械 的 时 间 域 自由 感应 衰减 
(FID) 信号 的 总 响应 。 为 了 能 用 计 


算 机 去 分 析 处 理 ， 必 须 通过 模 数 变换 | 
器 (A/D) 把 它 变 成 数字 量 . 将 FID | 


信号 按时 间 先 后 均匀 地 分 割 成 密集 的 
数 万 个 数 宁 最 ， 然 后 存 人 计算 和 机 相应 
的 地 址 ,此 即时 域 信号 的 采集 。 设 取 
样 点 之 间 的 时 间 间 隔 为 了 7， 单位 时 间 


内 取样 次 数 为 A = 方 ， 称 为 取样 速率 


或 采样 频率 。 采 样 频率 必须 足够 高 ， 
站 能 保证 装 取 的 信号 不 失真 。 

实心 载体 solid suppor ”颗粒 内 部 
无 孔隙 的 实心 微 款 。 用 作 色 谱 填料 的 
载体 【基质 } ， 它 与 流动 相 接触 时 不 
会 产生 溶 胀 ， 溶 质 不 会 在 笑 粒 内 扩 
散 ， 可 加快 党 质 在 固定 相 中 的 传 质 速 
E, 提高 分 离 效率 。 

实验 结果 的 论断 效能 ”diagnostic 
performance of a laboratory result # 
述 基 分 折 项 目 对 某 疾病 具 诊 断 作 用 的 
价值 大 小 。 它 出 该 分 析 项 虽 的 诊断 灵 
敏 度 、 诊 断 特 异性 、 预 期 值 及 总 有 效 
率 确定 。 


between laboratory ”为 评价 单个 实验 
室 的 特征 ， 减 少 实验 室 间 的 偏差 和 改 
进 实验 室 间 的 精密 度 ， 由 统一 机 构 所 
采取 的 统计 学 方法 和 措施 。 常 用 的 方 
法 有 : 使 用 各 级 控制 样 ， 进 行 比 对 坛 


| 分 发 给 各 实验 室 ， 各 自 独 立地 进行 测 


定 ， 杠 据 对 测定 数据 进行 统计 分 析 结 
果 ， 对 各 实验 室 的 工作 质量 和 水 平 伏 
出 评定 。 如 由 两 个 或 多 个 实验 室 的 分 
HARSHA ARR, BAS 
KEAT A Gd oe ESR BE ER 
精密 度 ， 以 评价 其 分 析 测 试 水 平 
和 能 力 。 

实验 室内 的 双 份 测定 ”intra-labora- 
tory duplicates 一 种 简易 的 实验 室内 
质量 控制 方法 。 将 标本 分 成 两 份 ， 由 
实验 大 员 进行 随机 测定 ， 测 定 值 章 的 
差 值 (R) 可 反映 操作 的 不 精密 度 ， 
WEEE A RAM TEA ARE 
水 平移 常规 方法 。 

实验 室内 质量 控制 quality contro) 
within laboratory ”在 一 个 实验 室内 ， 
为 保证 分 析 系 统 能 给 出 可 接受 和 可 重 
复 的 结果 而 采取 的 措施 。 这 些 措 施 包 
括 制 定 和 实施 统一 的 操作 规程 ， 进 行 
岗 前 技术 培训 ， 实 施 持 证 上 岗 制 度 ， 
使 用 各 级 控制 样 和 质量 控制 图 等 。 
RABBI food preservative 
analysis ”一 类 能 抑制 微生物 活动 ， 
防止 食品 腐败 变 奈 以 延长 保存 期 的 一 
类 食品 添加 剂 。 按 其 必用 不 同 分 为 沪 
BA. TARE. HER, ARRERA 


RBN. HF AUB WG RTRM, 
BOYS SBS quslity control | 


山梨 酸 、 酒 石 酸 等 及 其 盐 类 ， 二 氧化 
硫 及 亚 硫 酸 盐 等 。 TA IE HEA 
法 、 分 光 光 度 法 及 色谱 分 析 法 等 。 

食品 添加 剂 additives 为 改善 食 
品 品 质 和 色 、 香 、 味 ， 以 及 为 防腐 和 
加 工 工艺 的 需要 而 加 入 食品 中 的 化 学 


E, 使 用 质量 控制 图 等 。 将 给 定 样品 | SRR. ERE, A 


强化 剂 也 属于 食品 添加 剂 。 食 品 卫 生 
法 明确 规定 : 食品 营养 强化 剂 是 指 


“为 增强 营养 成 分 而 加 人 食品 中 的 天 : 
PRIN REALL TRU RRA RE 


范围 的 食品 添加 [市 ”. 
食品 添 吉 剂 分 析 food additive 
Ee hs BR SUA EO oe E e ih 


analysis 


ME. FR. RURA RE | 
2 i ET AA E PREES 


ARERR. EA ob 
HER ah RIAA 4000 多 种 ， 常 


用 的 有 600 A. EHR “ARC; 


剂 使 用 卫生 标 蕉 ”规定 ， 共 分 为 防 
腐 剂 、 抗 氧化 剂 、 发 色 剂 、 甜 昧 剂 、 
OR. 保鲜 剂 等 27 类 。 为 保证 食 


品 添 加 剂 的 安全 使 用 ,采用 包括 滴定 
法 、 比 色 法 、 分 光 光 度 法 及 色谱 分 析 | 


法 等 进行 分 析 。 

食物 系数 food factor 含有 某 种 
残留 农药 的 食物 ， 占 全 部 饮食 量 的 比 
率 ， 用 百分率 表示 。 通 常 是 通过 食物 
消费 量 调 查 ， 用 统计 方法 求 出 一 个 成 
年 人 一 天 的 平均 食物 消费 量 和 各 种 食 
物 所 占 的 比率 . 

始 测 点 staring leak source 离子 
变换 过 程 中 ， 随 试 液 的 不 断 各 人 ， 交 
界 层 《树脂 层 中 部 分 被 分 高 离子 所 
变换 而 部 分 未 被 交换 的 层次 ) AT 
下 降 ， 当 流出 液 开始 出 现 被 交换 离子 
时 称 为 始 漏 点 ， 此 时 交换 于 林 上 的 离 
THERA Ret. te Eb ye 


HAR. 
T% fria differential re- 
fraction detector 及 称 折射 率 检 测 器 。 


是 基于 纯 游 剂 (流动 相 ) A OT ate 


与 林 流 出 物 (会 溶质 的 流动 相 ) 的 


i 折射 率 存 在 差价 的 原理 ， 连 续 地 检测 


柱 流 出 物 折射 率 变 化 的 检 测 侨 ,， 它 是 
一 种 通用 型 检测 器 ， BWR ee 
10 -t0 7g: mi, Bt ad ee 
的 检测 器 。 对 于 没有 合适 紫外 吸收 基 
MWAHA (SOR A), BE 
ACRE eB $8 

TEASE tracer method 通过 观 
MUR ERA TA EPA As Be 
质 动态 行为 的 -种 技术 。 被 追踪 的 物 
质 称 为 示 踪 剂 ， 它 可 以 是 稳定 性 同位 
ARRAN. FACE A 
WEAH, EREA AGE 
Eo MERERI RRA 
污染 、 为 此 要 注意 选用 合适 半衰期 的 
BEAR EH. 

示 踪 元 率 作为 示 


tracer element 


| 踪 剂 引信 体系 内 的 放射 性 元 素 。 利 用 


放射 性 元 率 易 于 被 探测 的 优点 以 指示 
和 追踪 元 素 或 化 合 物 在 体系 内 的 行 
为 ， 如 在 生物 医学 中 用 来 研究 物质 在 


， 体内 或 细胞 结构 内 的 分 布 和 转 黎 ， 物 


质 或 药物 在 体内 的 代谢 速度 和 途径 
等 ,在 工业 、 农 业 、 环 境 科 学 等 领域 
都 有 广泛 的 应 用 。 

TERT tracer atom) 叉 称 标记 
原子 。 是 利用 其 同位 素 特征 标记 同 种 
元 素 的 原子 。 分 稳定 性 同位 素 利 放射 
性 同位 素 示 踪 上 原子 两 类 ， 前 者 是 以 其 
不 同 质 量 数 作 为 标记 ， 后 者 以 其 放出 
的 特征 射线 作为 标记 。 主 眉 攻 来 了 解 


: 和 妃 踪 其 他 不 易 或 不 能 被 辨认 的 物质 


在 实验 过 程 中 的 动态 行为 和 分 布 转移 
的 规律 
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式 量 电位 formal potential; 6” 


和 用 信息 科学 地 安排 试验 的 -- 种 方 


在 - 定 的 介质 条 件 下 ， 氧 化 形 、 还 原 | 法 论 。 它 研究 如 何 高 效 而 经 济 地 获取 


FE SD TK HEAR 1mol .上 “时 的 氧 
化 还 原 电 对 的 电极 电位 。 

视 场 feid of vision fo PRR TE 
HA FAD SU ee, A ee 
FEE a ns PB Oy OR eo 
BA AM ey AIRE AL BE SX -= 


试管 内 分 析 invivo BRAS 
析 条 。 
tS A reagent blank 在 分 析 


WES, MARAE SAAR ， 
分 或 其 他 对 测定 有 响应 的 干扰 组 分 ，， 


则 会 在 测定 时 产生 一 定 的 附加 响应 
值 ， 称 为 试剂 空白 。 它 会 影响 分 析 结 
果 的 准确 度 。 消 除 试 剂 空 旧 最 常用 的 


方法 是 ， 按 试 样 溶 液 相间 条 件 和 方法 ， 


配制 ， 但 不 加 人 被 测 组 分 的 试剂 空白 
CHR) 来 测定 试剂 空白 值 ， 并 对 谢 
定 试 样 的 响应 值 进 行 校 正 。 参 葛 空 白 
BRR. 

试剂 显 色 法 reagent color-develo- 
ping method 车 色谱 分 离 后 的 化 合 物 
TRIER OLE FO AB AR BEL 
可 根据 被 检 出 化 合 物 的 理化 性 质 选择 
适当 的 显 色 剂 经 反应 后 使 之 生成 有 颜 


E. BE, ERPE, AREN. €| 
ERMA, MITE E: 


量 分 析 。 有 时 显 色 反 应 需要 加 热 ， 即 
将 喷 显 色 剂 后 的 纸 或 薄 层 放置 在 烤箱 
内 于 100 -115€ hiii 10 ~ tSmin, 有 
En aay TH 

试验 设计 desim of experiment 
亦 称 实验 设计 。 是 以 概率 论 和 数理 统 
计 理 论 为 指导 ， 为 获得 可 靠 试验 结果 


| 


Pi ite RG RSP TE 
是 20 世纪 20 年 代 由 英国 生物 统计 学 
RABI (RA Fisher) BEB, 
最 初 用 地 农 业 与 生物 学 领域 ， 以 后 逐 
步 推广 到 其 他 的 领域 。 在 分 析 测 试 


， 中 ， 常 用 的 试验 设计 方法 有 正 交 设 


i 
4 
J 


计 、 均 匀 设 计 , 正 交 回归 设计 、 单 纯 


试验 指标 experimental index JH 
来 衡量 实验 效果 的 质量 指标 。 它 可 以 
是 单一 的 质量 指标 ， 亦 可 以 是 多 个 质 
看 指标 。 按 试验 指标 的 性 质 ， 可 以 分 
为 定性 指标 与 定量 指标 。 前 者 是 由 人 
的 感官 直接 评定 的 指标 ， 如 水 质 的 恶 
芋 程 度 ， 油 漆 的 亮度 等 ， 品 茶 师 品 酒 
Wk, APSR, CHARM 
指标 。 后 考 是 能 用 某 种 仪器 或 工具 准 
确 测 量 的 指标 ， 如 产 率 、 吸 光度 .、 谱 


| FERRER IR, IRS, 


ERE method of chamber elec- 
trode SGRMAMR RHA 
后 ， 装 人 室 电极 中 ， 在 直立 弧 光 中 稳 
定 地 燃烧 ,可 以 产生 高 温 化 学 反应 ， 
慎 待 测 元 素 转 北 为 易 挥发 的 向 化 物 ， 
从 石 洲 赛 的 小 孔 中 燕 发 出 来 ， 进 入 弧 
焰 ， 而 其 他 元 京 在 该 温度 下 不 形成 易 
挥发 的 卤化 物 被 残留 在 室 电极 中 。 因 
m. EA IERE., HATEEN 
#2 PRANAB Am, ÆA 


| ATARE, ARR RIAR, 


KAS BRB, 检 出 限 可 
达 0. 0003%。 


SERA standard deviation be- 


676 sh ZWEE 


tween laboratory 由 于 不 同 实验 室 不 
同 操作 者 的 差异 ， 或 虽 为 同一 操作 者 
用 相同 的 方法 但 由 于 测定 条 件 {不 
同 仪器 设备 、 不 同 的 时 间 ) A. 
使 得 油 量 值 产生 波动 而 形成 的 标 
ERE. 

E AE standard deviation 
within laboratory 由 于 随机 因素 影响 ， 
使 得 同一 操作 者 用 相同 的 方法 ， 在 同 
一 条 件 下 在 短 时 间 内 重复 测量 同一 试 
样 的 测量 值 产 牛 波动 而 形成 的 标准 
偏差 。 


变温 磷 光 法 room temperature i 
| 解 , TE FEPER EP R 


phosphorimetry; RTP 通过 将 试 样 点 
TERRE LES IEE. RARR 
护 性 介质 减少 非 辐 射 碰撞 失 活 和 氧气 
等 铬 灭 作 用 等 条 件 控制 ， 在 室温 下 实 
SLR eT. MET EARE 
(LTP) 法 中 需要 把 试 样 预先 冷却 到 
WRB (77K) 形成 刚性 玻璃 体 后 
观察 昔 光 等 缺点 。 相 继 提 出 的 有 固体 
SAS BRE, ROR SRB 
E. BUY RRS PE. RA 
ALERA., RES SI BE 
XE., ESRI. OUR 
BSR. HAART Ree 
JAAP SIRS. Pi 
TRAE AR FE Sh E a BH 
报道 。 

aR Cemte redox method 以 
Ce( IV ) #3 W L An ( NH, },Ce(S0,), i 
2H, 0, (NH, },Ce (NO, ), 等 | 作为 滴 
定 剂 滴定 其 有 还 原 性 物质 的 一 种 氧化 
还 原 滴定 法 。 Ce( WW) +e == Ce 
(三) 氢化 还 原 灶 反应 是 单 电 子 可 道 


BMW, Ra Sic eR BET 
在 的 阴离子 有 关 。 HREM IAM: 
氧化 性 强 , 在 4mol . 工 -!HCID, 中 Ce 
(TY) 能 定量 氧化 多 种 有 机 物 ， 如 甘 
m. AGR, E H,SO, 中 的 氧化 


l 能 力 稍 次 于 KMO; 反应 简单 ， 副 
| 反应 少 ; 可 直接 由 Ce (S0,),, 


(NH, },Ce(NQ,), 或 Ce(S0,), - 2 
(NH, ),50, - 2H, O 等 配制 标准 浪 液 ， 
且 标 准 洲 访 稳定 ; 有 好 的 指示 剂 ， 如 
邻 一 氛 非 - 亚 铁 等 指示 终点 。 主 要 缺 
点 是 试剂 价格 较 贵 ， 若 有 其 他 三 法 可 
选 ， 一 般 林 用。 其 次 是 Cet WV) ok 


定 ， 以 及 与 某 些 还 原 性 物质 的 反应 速 
度 不 够 快 ， 需 加 热 或 加 催化 剂 。 
FERGA releasing agent 能 从 被 测 
元 束 与 干扰 组 分 形成 的 难 解 离 化 合 物 
RE REM 70 RPE LH EE, HE 
用 是 与 干扰 组 分 【元 束 ) 生成 更 稳 
EMEA. Awe, CS 
SPRL Be He BE SE se 
FARR BR LA a p a a 
AK, MARR SRT EA T. 
FRB manual injector 用 
RES RI Ge. RRR 
FOE ARR, FLA Cah ae 
样品 导 人 色谱 性 的 进 样 器 。 其 主要 部 
件 是 带 有 样品 环 的 多 通 阀 【 如 六 通 
BATM). 手动 进 样 灵 活性 强 ， 
对 研究 性 工作 或 样品 数 不 多 的 常规 分 
析 比 较 人 台 适 。 

手 性 氨基 酸 衍 生物 GC 固定 相 


| chiral amino acid derivatives stationary 


phase in GC — PETA RRE 
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定 相 。 对 映 体 与 手 性 固定 相通 过 氧 键 


适用 性 及 立体 选择 性 好 等 优点 ， 发 展 


攻 用 缔 合 ， 形 成 非 对 映 异 和 构 的 络 台 | HR. 分 为 5 大 类 ; 吸附 作用 络 合 


物 ， 由 于 僻 键 作用 强度 的 不 同 ， 所 形 
成 的 非 对 暴 异 构 络 合 物 的 稳定 常数 也 
不 同 ， 导 致 村 映 体 流出 顺序 有 先后 、 
从 而 达到 对 映 体 分 离 的 目的 。 手 性 所 


| 


基 酸 衍生 物 国定 相 与 对 映 体 间 的 你 


用 ， 除 了 和 氧 键 作 用 外 ， 还 存在 其 他 作 
用 , 如 侦 极 - 偶 极 相互 作用 ， 色 
RIF. 

手 性 拆 分 试剂 
毛 组 管 电泳 手 性 分 离 中 ， 向 钥 冲 溶液 
中 添加 的 手 性 试剂 如 环 糊 精 及 其 衍 
£9. WUE, BFR. 

FLERE chiral stationary phase 
具有 手 性 识别 荔 能 ， 能 选择 性 地 保 历 
ASR TERRA CARR) 的 色 
谱 固定 相 。 可 用 作 手 性 国定 相 的 分 子 
RS, MSR RTED. BR. BA 
i. FARR ATH FHECH, 
手 性 尿素 入 生物、 诗 宁 和 奎 尼 定 衍 生 
物 、 手 性 先 酝 等 等 ， 含 肽 或 蛋白 质 基 
贰 的 手 性 国定 相 是 把 蛋白 质 、 酶 和 抗 
体 等 生物 大 分 子 键 合 到 硅胶 基质 上 制 
得 ， 用 来 分 离 生 物 、 医 药 和 临床 等 方 
面 的 手 性 有 异 构 体 。 

手 性 固定 相 拆 分 法 chiral solid 
phase separation 任期 的 手 性 暖 附 剂 ， 
允 用 天 然 材料 如 淀粉 、 石 英 ， 以 后 发 


FRAY, MEZEM., AERA | 


生物 、 环 醚 玉手 性 传 荷 男 定 相等 。20 
世纪 70 年 代 后 期 ， 根 据 手 性 试剂 与 
溶质 间作 用 的 理论 研究 ， 设 计 了 各 种 
将 手 性 试剂 固着 于 多 种 基质 上 的 新 型 
手 性 国定 相 。 它 们 具有 了 简便、 广泛 的 


B: MEXR: 包 埋 络 傅 物 ; 蛋白 亲 
AH: FR Ra. SRF A 
EHR. 
FERMADO 固定 相 
chiral cyclodextrin derivatives stationary 


phase in GC 一 种 选择 性 高 ，、 应 几 


| GR HFC Mee. HWS 
| BRR, BA Roe Fz oe 
chiral selectors 在 | 


RB. AAR KH. EA t 
E., FAWRARKE, TASK 
DEARA HT. > ee 
元 具有 了 个 手 性 中 心 ， 为 手 性 拆 分 
提供 了 度 好 的 不 对 蒜 环 境 。 其 拆 分 
机 制 可 试 为 是 多 种 相互 作用 的 结 
果 ， 虐 可 能 是 贺 简 状 结构 与 对 上 映 体 
形成 非 对 映 栖 的 包 会 络 合 物 《 对 映 
体 进入 环 糊 精 的 空 腔 }， 手 性 识别 
间 时 发 生 于 环 糊 精 分 子 的 内 部 和 
E, FAW, WHKEBR RASS 
W: 也 可 能 是 环 糊 畏 与 对 映 体 分 子 
FL YF E Hy 

FHESA chiral group HRPA 
有 的 不 能 完全 符合 在 一 起 的 性 质 称 党 
手 性 。 具 有 和 手 性 的 化 全 盐分 子 称 为 手 
性 分 子 。 手 性 分 子 中 必 存 在 手 性 中 
心 。 一 个 碳 原 子 悄 若 连 接着 4 个 都 是 
不 则 的 基 团 ， 它 就 是 一 个 手 性 中 心 。 
此 碳 原子 称 为 手 性 碳 ， 记 以 CG" A 
有 不 对 称 中 心 原子 的 分 子 都 具有 光学 
ite. 例如 一 个 省 有 一 个 不 对 称 碳 原 
子 的 手 性 分 子 ， 记 以 R 一 C*XYZ， 它 


; 的 4 个 不 同 的 基 团 的 空间 位 置 可 以 按 


两 种 不 同 的 排列 闫 序 构成 位 如 左右 
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于 、 互 为 镜像 、 不 能 完全 重生 的 有 是 个 


-DG 


其 中 一 个 分 子 产 咎 右 旋 ， 而 另 一 分 子 


"o we 
A 


sul ‘a 


Bee 


将 产生 左旋 。 它 们 被 称 为 是 -对 对 映 : 
E. 手 性 小心 不 局 限于 中 心 原子 为 四 


面体 的 结构 ， 也 可 用 于 正八 面体 利 由 
方 楼 锥 体 结构 ， 茶 有 手 性 分 子 如 R 一 
CH-—C* XYZ, 上线 中 一 CGC" XYZ ER WN 
FH 基 财 ， 
的 一 CH, 一 基 团 称 为 前 手 性 或 原 手 性 
(prochiral) 基 团 ， 其 中 的 两 个 氢 诛 
FRR PRES, BE 
处 于 不 等 价 的 不 问 分 子 构象 中 ， 平 均 
来 厦 ， 化 学 位 移 不 同 。 这 两 个 氢 往 往 
构成 复杂 的 AB AR RR. BHO 
CH, — EKA ERCH, 则 这 两 个 
FASS BS it, LSE ERB LR 
fe], BAe Eve RES a NAA 
位 置 为 异 位 的 【heterotopie)。 一 旦 其 
中 一 个 所 被 舅 外 基 团 取代 ， 可 能 产生 
两 种 非 对 映 异 构 体 中 的 一 个 ， 故 称 为 
非 灶 上 映 蜡 位 的 (diastereotopic )。 非 


对 映 异 位 的 两 个 复原 子 ， 在 核磁 具 振 | 


中 化 学 位 称 是 不 同 的 。 

手 性 会 属 络 合 物 GC 固定 相 
chirametal stationary phase in GC 一 
类 重要 的 气相 色谱 手 性 固定 相 。 要 求 
ERRERA n PR May, 
SEO EB aa 相互 作用 ， 


与 手 性 基 团 相连 接 | 


| 分 对 象 土 要 为 低 沸 点 的 烃 ， 环 酯 、 环 


Ag. M.A. AG, CR AES 
由 小手 性 金属 络 合 物 固 定 相 中 金属 离 
了 于 必 以 虑 位 键 的 形式 与 其 他 原子 相 结 
T. 热 稳 定性 较 善 , 使 用 范围 在 


25 ~1200 fh], s+ RMA Et 


比较 困难 . GRR ARES REL, ay 
KAERRA BI 70T, 

FHA chiral mobile phase 
BA Fre SAA. F 
性 色谱 除 可 采用 手 性 识别 园 定 相 外 ， 
还 是 以 采用 在 流动 相 中 加 入 手 性 试剂 
前 方法 ， 手 性 试剂 与 待 分 离 手 性 异 构 
WEERA LRA R 体 衍 生物 的 
性 质 有 差异 .在 非 手 性 固定 相 中 即 林 
分 离 。 如 分 离 离 子 型 对 映 体 药物 时 ， 
HARS FHEA TRIAS He oa, 
在 反 相 液 相 色 谱 柱 上 分 离 。 

手 性 流动 相 拆 分 法 chiral mobile 
手 性 流动 相 拆 分 法 


phase separation 


i 也 称 手 性 洗 脱 法 或 手 性 流动 相 添 加 剂 


Be EA SORE a REE AT 
牛 物 ， TRAA FEM ATS 
中 ， 手 性 滔 加 谢 与 样品 形成 手 性 络 合 
物 。 手 性 添加 剂 主要 有 了 配 基 交换 型 、 
THEA TIARE, FART. S 
手 性 流动 相 条 。 

TEST RE chiral gas chro- 
matography 气相 色谱 柱 中 填充 各 种 
类 型 的 手 性 固定 相 ， 可 直接 对 手 性 化 
合 物 或 对 应 异 枸 体 进行 分 离 和 测定 。 
要 求 手 性 固定 相 必 须 具有 手 性 识别 的 
站 体 结构 ， 妈 至 少 合 有 一 个 手 性 中 
心 ; 应 具有 低 的 培 点 和 高 的 沸点 ， 以 


MARA ERA. BF) 便于 在 宽 的 温度 范围 内 使 用 ; ape ee 
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好 ， 以 便 制 备 出 高 柱 效 的 毛细 管 柱 . 
现 常 用 的 气相 色谱 手 性 固定 相 有 三 大 
类 ， 即 基于 氧 键 作 用 的 氨基 酸 病 生物 


: 它们 。 手 性 位 移 坛 剂 可 以 对 许多 有 手 


性 中 心 的 化 合 物 进行 结构 分 析 ， 情 计 


”该 化 合 物 的 D.L 型 含量 。 


手 性 圈定 相 、 基 于 配 位 必用 的 金属 绪 
合 物 手 性 固定 相 和 基于 包含 作用 的 环 ; 
糊 精 衍 牛 物 、 杯 环 芳烃 和 冠 本 等 手 性 ` 


固定 相 。 

FBE chiral chromatography 
FAAP lel a PAR A SE RATA 
ii SA 4 aH ER ORE) 
TAHERE. RABAT 
谱 都 可 以 进行 手 性 异 构 体 分 离 。 它 利 
用 手 性 固定 相 或 手 性 流动 相 中 的 手 性 
试剂 与 被 测 手 性 异 构 体 分 子 的 空间 和 
特 蜡 相互 必用 的 姜 蜡 ， 将 对 映 体 拆 分 


重要 应 用 . 

FEM chiral reagent RAF 
性 识别 能 力 ， 本 身 具有 手 性 中 心 的 有 
Lidl, SRP. IS. KT 
手 性 中 心 可 以 是 砚 ， 也 可 以 是 构 型 稳 
定 的 三 配售 或 四 本 位 的 BL Si, As, 
Sb、5 和 P 等 原子 。 利 用 手 性 试剂 可 
司 无 手 性 或 前 手 恬 单 元 生成 不 等 量 的 
对 映 体 产 物 ， 或 与 手 性 反应 物 进行 择 
向 反应 ， 合 成 不 对 称 化 合 物 。 它 与 手 
性 对 上 映 体 中 的 DD 构 型 体 和 工 构 型 体 
皮 应 生成 的 化 合 物 具有 色谱 差 异性 ， 
能 采用 液 相 色谱 拆 分 它们 - 例如 ,在 
流动 相 中 加 入手 性 试 齐 ， 它 与 手 性 对 
BRR AS D HAIE FI L 构 型 体 反 应 生 
成 的 化 合 物 与 流动 相 和 /或 固定 相 的 
作用 力 产 生 差别 ， 于 是 在 非 手 性 固定 


相 上 也 能 得 到 分 离 。 利 用 对 上映 体 在 手 
性 溶剂 中 的 次 解 广 的 林 同 亦 可 以 分 离 | TE = Tez 


手 竹 衍生 化 法 chiral derivation 
method SRR AIL FEAL 
HEBITA 44h, 3 a IER A E 


| at, 然后 以 常规 固定 相 分 离 ， 称 为 非 


直接 往生 化 法 。 

寿命 lifetime 从 物质 的 特定 状态 
到 消亡 状态 为 止 的 时 间 。 大 多 数 粒 子 
在 某 一 特定 状态 时 ， 每 一 个 粒子 的 寿 
命 从 量子 力学 的 角度 而 言 是 非 确定 
的 ,但 寿命 的 分 布 在 量子 力学 上 可 以 
精确 测定 . 因此 .寿命 一 般 指 平均 寿 


! 命 。 放 射 性 物质 -- 般 以 一 级 反应 蜡 
开 。 手 性 色谱 在 生物 和 医药 领域 具有 | 


变 ， 其 平均 寿 俞 为 暗 变 常数 的 倒数 。 
LN Ra BEARS, WA 表示 
SoBe Pa Pe UN et Re sa A AR a 
为 - dN/dt = AN, 车 初始 状态 数 为 
Nos WNN, =exp( -At)o 因此 平均 
寿命 用 下 式 表 示 


aR BRAST. MWA = LA. 
对 于 发 光 的 光 物理 过 程 .化 学 反应 等 
特定 状态 或 物质 以 一 级 反应 衰减 时 ， 


| 其 寿命 与 放射 性 物质 的 情况 相同 , 平 


均 寿 命 ? 等 于 -- 级 反应 速率 常数 的 倒 
数 。 若 菜 种 状态 或 物质 按 二 级 反应 豪 
减 ,平均 寿命 变 为 无 限 大 ,无 法 准确 定 
义 。 因 此 有 时 用 半 训 期 n KER 
对 一 级 反应 而 言 , rj 与 7 关系 ; 


620 shou 寿 受 


mAr 


lifetime broadening 


ESR 谱 线 的 位 置 与 跃迁 前 后 的 两 个 能 | 


级 之 差 有 关 . 若 能 级 存在 一 - 定 的 宽度 ， 


则 ESR 谱 线 也 必定 有 一 定 宽度 因 | 


为 电子 并 不 是 睁 目地 停留 在 某 --- 固 定 
能 级 上 ,而 是 相 停 地 在 两 个 能 级 之 则 
族 过 ,这 是 一 个 动态 平衡 过 程 。 国 此 
电子 停留 在 茶 -能 级 上 的 寿命 Ar 只 
能 是 个 有 限 值 . 这 样 ,根据 量 了 力学 
Fp itl SHER Fe ok (AB AL ~i), a FE 
某 一 能 级 上 的 寿命 Ae 越 每 ,该 能 级 的 
宽度 AE 就 越 太 ,因而 ESR 谱 线 的 寿 
命 增 寞 也 越 大 . 

TREH simulate emission 处于 
能 态 的 激发 态 原 子 ,在 入 射 辐射 的 话 
导 下 有 后 迁 到 较 低能 态 同时 发 射 辐射 的 
HR. SR AHA AE SAR 
射 的 频率 相同 ,位 相 相 同 RD Te FB 
传播 方向 相同 , 爱 激 发 射 产 生 的 是 相 
干 辐射 。 在 de 时 间 夫 , 受 激发 射 的 原 
子 数 dy; 与 处 于 较 高 能 态 7 的 原子 数 
N 及 频率 为 的 入射 辐射 密度 p, 成 
ett. 


dN, = Bip, N,dt 
SAE 8, Fe ER A DR, Heo 
时 间 内 在 单位 入射 辐射 密度 作用 下 原 
子 通过 受 激 发 射 从 较 高 高 能 态 / 跃迁 
PERES i 的 几率 。 

FREKK stimulated emission 
transition 处 于 激发 态 的 原子 ,在 人 
射 辐射 的 诱导 下 回 到 低能 级 ,同时 发 
射 与 人 射 辐射 的 频率 相位、 偏振 方向 
以 及 忧 播 方向 相 则 的 辐射 ,这 种 跃迁 
方式 被 称 为 爱 激 发 射 跃迁 。 其 特点 是 
等 个 光子 的 发 射 不 是 白 发 的 ,必须 有 


外 来 光子 的 刺激 或 诱导 。 

SR BRS stimulated Raman 
scattering 当 人 射 光 强 度 超 过 某 - 国 
值 时 ,散射 光 的 光子 数 具 有 按 指 数 规 
律 放 大 的 特性 ,产生 的 散射 光 称 为 爱 


， 激 拉 虹 散射 ,是 相干 光 辐 射 , 强 度 可 大 


到 与 人 射 光 强 度 相 当 的 数量 级 ,而 日 


| 具有 和 良好 的 单 全 性 和 方向 性 。 产 生 爱 


激 拉 昌 散 射 时 还 伴 有 分 子 或 晶 格 的 剧 
烈 振动 。 
受 激 拉 机 散射 效应 


man scattering effect 


stimulated Ra- 


当 人 射 激 光 强 


| 度 大 子 某 一 琐 信 时 , 它 产生 的 拉 曼 散 


射 光 的 强度 也 很 友 并 成 为 一 个 辐射 兴 
源 , 它 又 作为 一 种 激发 光源 作用 于 分 
子 产 生 次 组 的 拉 曼 散射 ,如 此 继续 ,可 
放生 一 系列 的 拉 曙 散射 。 这 种 现象 称 
ALRITE RARER SRY. T 
BOT SS PAE BA E Be R 
EVAR ARS. SLSR 
Sta EF , See RH RAR 
度 不 是 远 小 于 而 是 可 与 激发 线 的 强度 
i. 

TAi Mee stimulated Raman 
gin 在 受 油 拉 吉 散射 中 ,如 果 在 输 
ARA o) 的 局 时 ,再 输 人 一 斯 帮 
克 斯 频率 (as HIE, H Yaw, > ws 时 ， 
则 探测 光 的 强度 将 会 被 放大 而 出 现 增 
强 , 这 种 增强 称 为 受 激 拉 曼 增益 。 

RR simulate absorption 处 
于 辐射 场 中 的 原子 从 辐射 场 中 吸收 能 
量 牙 迁 到 较 高 能 态 的 过 程 。 当 有 频率 
为 的 人 射 辐射 密度 (单位 体积 内 的 
辐射 能 ) 为 p, 的 辐射 照射 单位 体积 内 
UR FRAN, E d 时 间 内 ,原子 吸 


SB shu 62/ 


收 能 量 由 能 态 i PAE BUS REA 的 
原子 数 dN 与 人 射 辐射 密度 p, 及 处 
于 能 态 i 的 原子 数 议 ,成 正比 。 
dN, = Bp, Ndi 

AF, B EZEKEN, AREI 
时 间 内 在 单位 人 射 辐射 密度 作用 下 原 
子 通 过 爱 广 吸收 从 低能 态 i REEE 
能 态 j 的 几率 。 

MY RR TE stimulated absorp- 
tion transition 如 果 辐 射 场 的 能 最 等 
TET HHR ThA ART 
谱 选 择 定 则 所 容许 的 较 高 能 态 所 需 
机 能 量 ， 原 子 就 要 从 辐射 场 中 吸收 
AG RTE PIS AS REA. F m EB 
ASR UC PE a, BE 
方式 被 称 为 受 激 吸收 茎 迁 。 其 特点 
是 每 个 原子 的 吸收 牙 迁 不 是 自发 
的 ， 必 须 有 外 来 光子 来 刺激 或 感 生 
才 会 发 生 。 

爱 控 分 散 controlled dispersion 
样品 带 从 注 和 人口 到 检测 器 的 这 一 段 路 
程 ， 实际 上 是 样品 带 在 试剂 中 分 散 的 
过 程 。 这 种 分 散 主 要 受 载 液 流 速 和 管 
路 长 度 的 制约 ， 可 受 人 为 控制 ， 故 称 
受 控 分 散 ， 即 时 空 受 控 分 散 ， 是 FIA 
的 核心 技术 。 

ME receptor 能 识别 来 自 细胞 
外 的 刺激 物质 ， 并 将 其 信息 传递 到 
网 胞 内 部 的 物质 的 总 称 。 除 少数 
外 ， 太 部 分 受 体 都 由 蛋白 质 构成 。 
WREE, WERA, AREH, 
与 咱 觉 、 味 觉 有 关 的 物质 ， 信 息 泰 
FEREDE, AER, Bee 
RW SAAR. -RE 
PLATED Zk MARR. A 


Hy FF ET AG AR BR BR 
HE. LRT Be Boe iy A Hy SA 
ETARA, SS TE BF tit as SRE 
受 体 存在 于 细胞 质 中 。 受 体 的 功能 
是 与 作用 物 的 特异 结合 以 及 由 此 产 


| 生 的 受 体 的 高 次 结构 【大 多 数 情 况 


下 由 一 些 亚 单元 构成 ) 的 变化 。 通 
过 特异 结合 ， 细 胞 可 以 敏锐 地 捕捉 
痕 量 作用 物质 并 有 有 可 能 与 之 反应 。 
对 细胞 膜 性 受 体 而 言 ， 高 次 结构 变 


i 化 紧 接 着 会 合成 环 状 AMP 等 环 状 


RP. ATARE, BEHAE 
醇 碰 脂 反 应 等 ， 引 起 复杂 的 腊肉 反 
应 以 及 由 此 产生 向 细胞 内 放出 二 次 
信息 物质 。 然 后 通过 蛋白质 的 磷酸 
化 以 及 酶 的 活化 ,产生 老 守 多彩 的 
AAA Bel, SRNR TE SS Ok BD DH BE 
2S CIPSRPAA,. Pia 
质 、 受 体 周围 存在 的 特定 脂 质 分 子 
接 爱 复 架 的 调节 作用 。 而 细胞 质 性 
RAB RRP, AKA 
生变 北 会 使 之 与 细胞 核 内 的 DNA 
发 生 特异 结合 ， 从 而 与 遗传 信息 的 
传递 与 调节 相关 。 与 受 体 有 关 的 研 
WRB. MEAGRE, M 
RRM; 可 与 结合 在 免疫 日 细胞 
土 的 抗原 反应 的 了 细胞 受 体 等 细 乃 
间 相 互 识 别 与 相互 作用 有 关 的 研 
究 ， 发 光 人 工 受 体 的 研究 等 等 。 

MBIA  solvophobic theory 

FACS A RAKED TARE 
性 溶剂 的 排 太 而 被 烃 伙 固定 相 吸 引 。 
它 为 处 理 反 相 高 玖 液 相 色谱 中 的 -… 些 


» 现象 提供 了 理论 构架 ， 有 助 于 考虑 流 


动 相 性 质 和 固定 相 的 表面 性 能 。 也 就 
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EH, ERARI RHE F. AFR 
TEREE H ARE AS B a 
力 ， 而 不 是 与 国定 相 之 间 的 微弱 非 极 
HERRN (ERA) 而 被 固定 相 
所 保留 ， 

BIA Big solvophebic chroma- 
tography 


FRITS BA SE, BY LE 
E BLES 52 8 OB EE 
REASHE AB  selyophobic imer- 
action principle #9 FE 4 si AB 4} Bit vk 
ERRI FS PR PERS Pr THE Pe OT BE 


2 TRY ee | 
sie RTP ae ead A a8 OR | 


| MAAR AH B. IFM E BL oS A E A 


AHS]. EDARRA | 


液 相 色谱 中 的 - - 些 现象 提供 了 理论 构 
aR. 有 助 于 考虑 流动 相 性 质 和 周 定 想 
HARME. AF RLPE SEL A HEE 
HE BEAL TRE — FAA Si 一 C 键 化 学 
RAM + AEH {或 其 他 烃基 ) 的 
RFE, PHRASE KBB 
烷 基 具有 较 强 的 醇 水 特性 。 对 一 个 被 
分 离 的 有 机 化 合 物 来 讲 ， 可 把 整个 分 
子 看 成 是 非 概 性 部 分 和 极 性 部 分 官能 
AB. BAT RAR 
Dy Eo B=) RE EE A A 
NF SE bese Z [8 Kh] ES 
ER. SPS Te SR EPS A ER 
i, SURFLUF 3 TAR: 溶质 分 
子 中 非 极 性 部 分 的 总 表面 积 : BAH 
上 烷 基 的 总 表面 积 ; eR BY He 
面 张力 。 

政 水 作用 色谱 hydrophobic inter- 
action chromatography 采用 上 有 具有 适 
BER PERSIE, LAT ah KATE 
流动 相 ， 借助 于 溶质 与 固定 相间 的 


法 。 其 保留 机 理 与 反 相 色谱 基本 相 
同 ， 所 不 同 的 是 其 轩 定 相 的 朴 水 性 
不 如 有 扩 相 园 定 粗 强 ， 凶 为 低 密度 分 
fo, LE, AE., TEME 
EF. HKPFABRERAT ESA 
质 的 分 离 与 纯化 。 

蔬菜 农药 残留 物 快速 测定 法 
etables pesticide residues rapid analysis 
市 面 上 的 杀 虫 剂 证 要 有 三 大 类 : 有 机 
HE. AEREE ERRA 
。 TERERAA Bae 
W. mA PLEAS ARE EE HE 
较 高 ， 残 留 问题 较 受 重视 。 此 两 类 杀 


veg- 


| RAS RE I RTE (oholin 


esterase) 的 抽 制 物 。 蔬 菜农 药 残 留 
Pa EER A Sb A 
蔬菜 样品 提取 物 反 应 ， 若 提取 液 中 合 
有 残留 的 有 机 磷 或 氨基 甲酸 栈 ， 胆 碱 
酯 酶 的 话 性 将 受到 抑制 ， 售 有 了 秦 电 菊 
AB Ae DCH AS AR, H 
WETEN. MEADE 
定 胆 碱 栈 酶 的 最 光度， 分 析 其 活性 受 
抑制 的 程度 . 判断 蔬菜 农药 残留 情 
说。 该 法 操作 简便 ， 分 析 成 本 和 低 ， 能 
在 大 基 的 样品 中 快速 地 筛选 出 有 毒素 
HE. BERT A Beh Ae BK 
人 员 把 好 质量 关 。 

熟 成 指数 ripening index eH 
RUE. HRPM AB RIAL 
学 和 物理 化 学 变化 后 的 稳定 程度 。 它 
是 符 腕 纤维 生产 过 程 中 半 制 品 的 控制 
分 析 项 目 之 -以 对 电解 质 溶液 的 稳 
定性 表示 ， 有 三 种 试验 方法 (1) 
Rca (PUL), RRR 
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HREH 10% HI Sh AL Se PAE AY ER 
为 单位 的 体积 数 ， 迁 人 台 用 上 和 绞 “ 熟 " 
POR. (2) BAIR, EAE 
EA RE AY 100ml WERE Bot 
HEHE, (3) FALA (dkt), fede 
胶皮 固 时 的 氯 化 钠 溶液 沫 产 ,， 黏 胶 的 
Mute. RRR ee 
EF, BURR A he, MRE 
SRA" Ca WE". 

树脂 的 交 联 度 degree of cross-link- 
ing of a resin 树脂 起 共有 立体 网 状 
结构 的 高 聚 物 ， 为 使 单 体 上 下 左右 桌 
会 成 立体 网 状 结构 ， 在 制备 时 加 入 一 


KERKE, 通常 以 wos ER, X 
联 度 的 大 小 不 仅 影 响 离子 交换 剂 的 溶 
解 度 ， 而 晶 也 影响 它们 的 机 械 稳定 
性 、 交 换 容 量 、 暧 水 性 及 抗 化 学 性 
So = AR BA AY 32 BR BE Oy 2% ~ 
24% , Fa WA 8% AA. 

树脂 点 滴 试 验 resin spot test Fij 
用 阴 、 阳 离 了 交换 树脂 的 吸附 选择 


性 , 通过 观察 有 色 离 子 被 离子 交换 笃 | 


脂 吸 附 或 经 离子 交换 而 被 富 集 的 情况 
来 进行 离子 鉴定 的 方法 。 

树脂 交换 窖 量 exchange capacity 
of resin 1g 下 的 离子 交换 树脂 所 能 
SRT A (ARK). EF 
Or T 3c 2 AS TE RE BY — + 
要 参数 。 

BRA Sef dendrimer -$F H 
PARTE BSA BEAR SP AY S HESS i 
HIM ROS. TARE, ik 
到 一 定 分 子 基 以 上 后 便 成 为 球状 结 


Ww. SMASH, AAT 
的 特点 是 完全 均一 ,, 树 状 大 分 于 的 
会 成 方法 有 发 散 法 与 收缩 法 等 。 前 
者 旦 从 分 子 中心 开 始 向 外 合成 ， 后 
者 由 外 向 内 合成 ， 最 后 与 中 心 部 分 
对 接 ， 下 页 图 是 收缩 法 合成 的 一 个 
例子 。 此 外 . 也 可 以 利用 和 氢 键 等 分 
于 和 间 相 和 所 作用， 通过 分 子 自 组 装 合 


”成 树 状 超 分 子 。 树 状 大 分 子 表面 官 


能 团 排列 紧密 ， 内 部 空隙 较 多 ， 其 
内 部 空 扩 可 以 与 客体 分 子 结合 。 表 


; 面 排列 有 人 金属 络 合 物 的 树 状 大 分 子 
; 还 有 可 能 作为 催化 剂 。 对 其 表面 官 
HRA MOZE), CEER 

总 质量 中 所 占 的 质量 分 数 ， 称 为 树脂 


SER BETTE TE. ESA EL HR 
HMB. FER Ae eH, 

数据 处 理 data processing 对 数 
据 的 进一步 加 工 。 它 包括 数据 可 靠 
HER. WO. 解析 、 特 征 担 取 、 
各 种 运算 等 ， 其 目的 是 通过 数据 处 
理 将 蓝 食 在 数据 中 的 信息 担 到 出 
来 ， BENATAR EHR SH 
a. 并 以 适当 的 形式 表示 或 显示 ， 
LATE RRA. Be 
E. 但 不 等 证 就 是 信息 ， 信 息 是 经 


: 数据 处 理 后 所 得 到 的 知识 和 对 研究 


对 象 规律 性 的 认识 。 

数据 还 原 data reduction 在 晶体 
结构 测定 中 ， 根 据 实 验 条 件 ， 将 实测 
得 到 的 相对 衍射 强度 ， 对 -系列 有 关 
的 影响 因子 进行 履 正 、 统 一 并 还 原 为 
结构 振幅 的 过 程 。 一 般 包 括 从 衍射 总 


| 强度 中 扣除 背景 衍射 、 计 算 衍 射 的 标 


ERE., SAE RAT AR T 
BET RE IE, ORB ATTRA Ht A F 
和 混 度 因子 等 等 。 
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Sy O° onon 
Oak cB. 
Fe | 
pA Vo 
Pog ” -= 0 On. 
ee ie oH OT 
ce Q 
ESS HO Hi Se [G2] - Br 


Ga] -Br eK Seis Woe 
[ Pe PRE ry 
om o Q, 2 ° 5 
Ce a BF fsa 
Braet, “A pA 
Sorbo P 
SP, 
eal 


g 0 CH; M,=10127 


1G4],-[€] 
收缩 法 合成 桂 状 大 分 子 图 
数据 库 data base ”为 特定 日 的 而 | 仅 能 有 效 地 存 贮 数据 ,而且 也 能 有 效 


将 相关 数据 文 什 、 现 有 计算 机 程序 和 | 地 检索 信息 ， 是 计算 机 化 管理 信息 系 
出行 程序 集中 在 .起 的 完整 系统 ， 不 | 统 的 基础 。 
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number mean molecu- 


RPK AAR SAR PHY 


数 均 分 子 量 


lar weight; M, 


RPE, FRAEBKR RRA : 


法 ) 中 是 指 对 高 分 六 聚合 物 中 不 问 
分 子 其 的 个 数 进行 加 权 平 均 后 得 到 的 
Reta Fa ROL. 如 由 过 个 


分 子 量 为 100 和 5 +> 4) F OH 1000 
| PARSER, BATS 


的 混合 物 的 数 铅 分 子 是 为 
£0 x 100 +5 x 1000 _ 
1045 7 


数理 统计 mathematical statistics 

研究 和 揭示 随机 现象 统计 规律 性 的 … 
门 数 学 学 科 ， 随 机 现象 在 个 别 试 验 中 
它 有 可 能 发 上 后， 也 有 可 能 不 发 生 ， 嘿 


400 


F, RSM Sh KAS, 
Ba PL SFT LR ot A AL sh EF 
究 ， 所 得 到 的 数据 有 两 个 基本 特征 : 
EERE RI 下 测 得 的 数据 参差 不 
齐 ， 具 有 波动 性 ; 二 是 在 大 量 重 复试 
验 中 得 到 的 数 突 又 具有 统计 规律 性 。 
在 科学 实 工 中 ， 测 量 值 是 一 个 以 概率 
取 值 的 随机 变量 ， 由 于 各 种 不 可 控制 
的 偶然 因素 的 随机 和 综合 的 影响 ， 和 使 
得 测量 数据 具有 波动 性 ， 应 用 数理 统 
计 方 法 处 理 数 据 的 上 且 的 ， 就 是 要 从 这 
些 参 差 不 齐 、 表 面 看 来 似乎 杂乱 无 章 
的 数据 中 发 更 寓于 其 中 的 统计 规律 
性 。 数 理 统计 在 试验 数据 处 理 中 有 着 
广泛 的 应 用 ， 

HFR digital filter 对 FID 信 
号 作 合 理 的 加 十 处 理 以 改善 诺 图 的 质 
量 的 一 种 技术 。 包 括 改变 谱 图 的 线 
形 、 提 高 分 状 率 、 提 高 灵敏 度 ， 避 免 
或 减轻 谱 峰 的 畸变 等 。 通 常 是 在 博 里 


叶 变 换 前 对 时 域 信 导 进 行 加 站 处理。 


”用 于 NMR 的 数字 滤波 技术 有 指数 滤 


法， 党 伦 兹 线形 变换 到 高 斯 线形 的 滤 
w., AET. PRS RE 
等 。 数字 滤波 应 首先 确定 滤波 函数 
g(t), RBA gi AEN eH A 
une (FID) 信和 号 St), MRA 


te 2 aS 
SFE SMH digital quadrature 


| detection 正 实 检 波 中 所 用 的 两 个 相 


检 波 器 的 增益 不 可 能 完全 一 致 ， 它 们 
的 相位 差 不 可 能 严格 为 99"， 因 此 仍 


: 可 能 出 现 谱 线 的 折 释 。 区 服 它 的 办 法 
PRR EH, MEA RE A 


SES, AR FIE SRR. FU BL al 
称 相 器 ,使 射频 脉冲 的 相位 按 0°， 
30°, 180°, 270° 循环 ， 并 对 两 路 信 
号 交替 使 用 两 个 相 检 滤器 来 达到 目 
的 。 计 算 机 看 储 FID 数据 时 ， 两 路 可 
检 波 输出 数据 存 人 两 个 内 存 数据 区 。 
第 一 路 采集 的 数据 放 在 A 区 ,第 二 
BRE B 区 ， 当 相位 改变 90° 时 ,第 
一 路 数据 放 在 B 区 , BEREA 
K, HE "就 互 搞 一 次 存放 
数据 区 ， 直 到 -组 数据 采集 完 为 止 。 
原始 数据 的 实 部 在 A 区 ， 虚 部 在 B 
区 。 计 算 机 对 数据 作 复数 快速 储 里 叶 
变换 ， 便 得 到 能 区 分 正 、 负 频 窜 的 频 
i. ME. 

衰减 全 反射 attenuated total reflec- 
tion; ATR 当 光 从 折射 率 大 的 棱镜 


| EENE) 射 人 折射 率 小 的 样品 


CERTE) HAER, FANA G 
超过 某 -临界 值 ， 就 会 在 界面 上 产生 
Sot. MERAH HH ERA 
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KRS-5 (n = 2.4), KRS6, AgCl 
{n=2), Irtran2 和 Ge(n =4) 等 - 
样品 紧 贴 棱镜 背面 ， A ASS @ ff 
ADDER ATR i — a RE (通常 
A<ipm #)5um) 后 发 生 全 反射 。 
FE at Mt AR E ep ee HR Ee FE TER 
收 ， 从 棱镜 反射 出 来 的 这 些 波长 的 出 
Bs, BERS. IERE 
BA BABE 43 FE hh A ECO HE BE BF ER 
BEAK. mate a 4 BE Ae. 


一 次 全 反射 的 光 能 和 量 昔 减 很 小 ， 谱 带 | 


很 弱 ， 经 过 30 ~ 50 次 的 全 反射 ， 即 
RELA. RE RAAT 
重要 优点 是 样品 不 受到 破坏 。 利 用 
APR 法 可 改变 内 反射 晶体 的 材料 和 
光线 的 人 射 角 来 改变 透射 深度 ， 以 使 


研究 不 同 深度 的 表面 结构 。 应 用 于 难 | 
溶解 和 不 熔融 物 以 及 难于 粉碎 的 弹性 | 


ERRAK. miki., HAE 
树脂 ， 人 造 革 和 聚氨酯 泡沫 等 高 分 子 
材料 的 分 析 ， 惧 化 剂 表面 特性 及 表面 
RRIA. 
衰减 全 反射 光 校正 attenuated total 

reflectance correction; ATR 一 种 对 
以 衰减 全 反射 光 技 术 测 得 的 红外 光 
谱 图 进行 校正 的 数学 处 理 方 法 。 
ATR 法 测量 时 .相交 人 射 角 日 的 光 
R, 对 样品 的 穿 透 深度 d 是 波长 
的 明 数 。 

d= A. 

* 2ara, (sin? @ — aj, }'” 


式 中 , A, SERRA AO BRAC, n 是 ATR 


晶体 的 折射 率 ; ma REPEAL ATR ih 
体 折射 率 的 比率 。 可 见 ， 短 波光 穿 透 | 


样 唱 深度 短 ， 光 吸收 率 低 ， 而 长 波光 


FARK., EKR. RT SSON 


HARRER E, BBEA SH E M 
FR. ATR 校正 将 吸收 曲线 之 处 的 强度 
REMEK aAa 与 接触 因子 < 而 变化 
RIE APS. 


fiz min E 


AP, Am 为 光谱 隐 中 的 最 短波 长 。 
PETE Bee OE KAHR ee RR ES A 
当 样 品 为 被 体 时 ， 它 与 ATR itki 
MRI, Bec =0, f GA, RIEL. 
“EE an A BER, E ATR 晶体 接 
触 不 那么 好 ，* RK. KBAR 
短 滤 段 有 明显 衰减 。 因 此 校 正 时 可 调 
上 节 c 值 达到 修正 强度 畸变 的 目的 。 若 
过 度 校 正 会 导致 诬 图 中 长 波 端 信息 的 
ER. 

MREP dual reservation mech- 
anism ”在 烷 基 键 合 相 的 表面 上 是 不 
SIH. BRT MESSRS, ARR 
余 硅 羟基 。 这 着 一 种 显 微 酸 性 的 基 
团 ， 可 以 与 溶质 用 离子 或 揽 键 基 团 相 
互 作用 、 称 为 亲 娃 兰 基 效应 或 二 次 相 
EAA. RRA TR 
留 值 应 包括 两 部 分 的 次 献 ， 玖 溶剂 效 
应 和 亲 娃 羟基 效应 。 在 大 多 数 情况 
下 ， 反 相 键 合 相 表 面 的 残余 羟基 越 少 
越 好 ,但 在 一 些 特 吻 条 忻 下 ， 残 余 卷 
基 叉 起 到 一 定 的 调节 选择 性 作用 ， 如 
利用 亲 硅 羟基 效应 ， 可 以 在 较 少 含量 
的 有 机 溶剂 流动 相 条 性 下 ,使 深 质 的 
保留 值 变 小 ， 

Me ic tt AH double labelled 
compound ”分子 中 含有 两 种 不 周 性 质 
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间 位 素 的 标记 化 合 物 。 亦 有 人 将 分 子 
中 会 有 两 个 同 种 同位 率 标 记 的 化 合 物 
也 称 为 双 标 记 化 合 物 ,. 


MBC TH RH dual-wave- 


length spectrophotometry ”简称 双 波 长 ， 


法 。 需 利用 双 波长 分 光 光 度 计 来 实现 
的 一 种 分 光 光 度 法 。 上 其 原理 是 波长 
SPRY A, Aba, 的 两 东单 色光 交替 地 
通过 同一 盛 有 试 样 游 液 的 吸收 地 ， 通 
过 在 A, AA, 处 测 得 的 吸光 度 差 M, 
出 朗 怕 - 比 处 定律 测定 试 样 中 被 测 组 
ay, Ep 
AA =A, An = (eu 一 ) bc 

式 中 ，s;, 和 5, 分别 表示 在 波长 A: 
AD A, 外 待 测 物质 的 摩尔 吸光 系数 ， 85 
Hc Ab BY Re AER Com) 
和 竺 测 物 的 物质 的 量 浓度 。 读 法 成 败 
的 关键 是 A，! 通常 称 测 定 波长 ) 和 
A, 《通常 称 参 比 波长 )》 HAA AK 
择 。 一 般 可 选择 被 测 物 质 的 吸收 峰 作 
测量 波长 ， 而 参 比 波长 的 选择 则 应 根 
据 不 同 的 情况 而 确定 。 对 混浊 试 样 ， 
参 比 波长 一 般 可 在 波形 平缓 处 选择 ; 
当 存 在 另 一 于 扰 组 分 时 ， 参 比 波长 可 
选择 在 干扰 组 分 的 等 吸收 光度 点 处 ， 
这 种 双 访 长 法 称 等 吸收 双 波 长 法 ; 在 
对 单 组 分 显 包 络 合 物 进行 测定 时 ， 可 
选择 试剂 峰 波 长 为 参 比 波长 ， 这 种 双 
波长 测定 方法 又 称 为 双 峰 双流 长 法 ， 
HEERE LRAT REE, 
双流 长 法 消除 了 传统 单 波长 分 光 光 讼 
法 中 制备 参 比 溢 被 及 因 样 品 池 和 参 比 
TAB ALS | RR AT Pe 
试 样 以 及 两 个 相互 干扰 组 分 体系 的 同 
时 分 析 ， 在 某 些 情况 下 车 结合 KOR 


数 法 (或 称 系数 倍率 法 ) 还 可 用 于 
三 组 分 干扰 体系 的 分 析 ; 若 将 双流 长 
光 订 分 析 原 理 引 人 导数 光谱 分 析 ， 在 
于 抗 组 分 导数 光谱 上 找 出 等 导数 值 的 
两 个 波长 ， 也 可 有 效 消 除 干扰 ， 并 因 
导数 正 贷 的 差 值 ,可 提高 测定 灵 
LE 

NEK K RRS HMR dual- 
wavelength K-factor spectrophotometry 


| PERO K SORE RR REED, Be 
| 择 干 拢 组 分 的 等 吸收 参 比 波长 有 一 定 


困难 (ON De A A) Fo WY ke wR 
时 ) ， 这 时 可 选择 一 个 合适 的 波长 作 
参 比 波长 干扰 组 分 在 测量 波长 和 参 
eRe WU KER: K= euss, 
KARR. 这 样 引信 大 系数 后 ， 
便 可 消除 干扰 组 分 的 吸光 度 贡献 ， 这 
HIREK IEEE KR 
BGK, AMTRAK RE 
{ coefficient multiple spectrephotome- 
ty). 它 是 一 种 较为 基础 而 又 能 解决 
简单 干扰 体系 的 一 种 分 光 光 度 法 ,能 
较 好 解决 波 庶 重 雪 的 双 组 分 的 分 析 。 
在 某 些 特殊 情况 下 ， 如 两 个 手 拢 组 分 
的 波谱 存在 两 个 成 比例 的 吸光 度 交 
点 ， 则 此 法 可 用 于 三 组 分 的 测定 。 将 
经 典 的 双流 长 系数 法 扩展 为 多 个 
波长 ， 可 以 用 于 存在 两 个 以 上 干扰 组 
分 的 分 析 ， 而 无 需 复 杂 的 计算 , KR 
数 确定 之 后 ， 只 上 需 将 试 样 在 几 个 波长 
外 的 吸光 度 值 代 人 相应 的 等 式 ， 即 可 
得 待 测 组 分 的 波 度 ， 这 种 扩展 的 方法 
一 般 称 为 多 波长 严 系 数 法 〈《maltiple- 
wavelength K-factor 
ty). 


spectrophotome- 
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Wie & 


dence interval 


次 测 基 的 平均 什 为 +x， 标准 偏差 为 5， 
则 总 体 平 均值 多 WOON Ba EK el es 
psx 2, AP, ¢ ERIA 
Jn 
Rm, SHS PPS), RRA 
se HMB ACE Ae RK. 
MEARKE bis-diazotized ben- 
zidine HSE EA a A 2 
AKA). FEBS MBAR A rE 
接 抗原 和 红细胞 。 
WMA doubler ” 当 康 了 或 分 子 只 


含有 一 个 未 偶 电子 ($= 广 ) 时 ， 其 和 


HELER 25 + ] =2， 称 之 为 具有 自 
族 双 重 态 。 绝 大 多数 的 自由 基 均 为 双 
重 态 ， 某 些 金属 离子 (如 C't) 也 
EMER, 

Ni two-line manifold 样品 
Lin se mE BE TEA BUTE RY, 
然后 与 初始 浓度 的 试剂 流 (er ) 汇 
A: 检测 器 对 分 散 了 的 样品 带 产 生 响 
应 。 在 分 散 了 的 样品 带 产 生 浓 度 梯 度 
的 同时 ， 试 剂 浓度 一 直 保 持 不 变 。 特 
别 适 合 于 用 有 色 斌 剂 的 场合 。 将 试 样 
注 人 到 情 性 载 流 的 做 法 也 适用 于 多 道 
和 多 汇合 点 系统 。 如 下 图 。 


two-sided canfi- : 
RHERASR AM | 
的 置信 区 和 间 。 MF EARI Se 

太 或 小 的 两 侧 的 置信 限 内 变化 , tn | 


NEE electrical double layer 在 
WH E AA Se a AR E AF 
BUPA SH o> A TAES. Aa E a far 
SHS Tin. BREE PH 
表面 具有 的 -种 特性 。 

JAEEEM double-layer current 
ABEM (charging current) 或 
电容 电流 (capacity current). -5 E 
极 -溶液 界面 双 电 层 充 电 有 关 的 非法 
拉 第 电流 。 

MARA double layer capaci- 
tance 把 电极 的 双 电 层 看 作 一 个 电 
容器 ， 由 双 电 层 紧密 层 和 分 散 朗 两 个 
电容 相 串 联 。 可 根据 双 电 层 电容 的 变 
化 研究 电 双 层 的 结构 和 离子 或 分 子 在 
电极 上 的 吸附 。 

MAB double resonance 一 个 由 
两 个 或 两 个 以 上 的 耦合 核 组 成 的 系 
统 , RAMS KARMA ARE, 
在 激发 一 个 核 或 一 个 自 旋 系统 的 同时 
观测 另 一 个 核 或 自 旋 系 统 的 版 迁 ， 使 
两 个 梯 或 两 个 自 旋 系 统 同 时 发 生 共 振 
的 现象 。 此 时 谱 仪 必须 具备 两 个 射频 
发 射 系统 。 双 共振 有 许多 种 类 : 核 
AK RE Mee, 自 旋 回 波 双 共 振 ; 
电子 - 核 双 共振 ;核磁 -核电 四 极 双 共 
E: 光 磁 双 共 振 等 。 司 时 发 生 的 两 个 
AB ESC Bl A-SI. 

FRE Ee as ET Sh SPE H 
double beam optical-nuil infrared spec- 


| trometer 一 种 使 用 最 方便 的 色散 理 


红外 分 光 光 度 讨 。 双 光束 光学 零点 平 
衡 的 光路 如 下 页 图 所 未 。 来 自 光源 a 
的 红外 光 遂 过 反射 镜 bb’ 3) Ay 
等 强度 的 光 ， 样品 光束 通过 样品 吸收 
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二 
hg | 
ko 


S 


e! 


POERA I JEM BE R PB 


W, SAAE BS ek o 
c-c", MER f REMEHA e d 
是 半 阅 形 切 光 镜 ， 马 达 m AERE 
转 ， 和 使 样 癌 光束 和 参 比 光束 沿 同 一 光 
HERA REIA ESE g。 减 光 
髓 {是 一 梳 状 挡 板 ， 在 参 拷 光 路 中 的 
位 置 决定 了 和 参 出 光束 的 误 减 程度 。 当 
两 束 光 强度 不 相等 时 ， 在 检测 器 上 产 
生 -- 交 流 信 和 号。 入 号 强度 正比 手 两 光 
RARE. SHURA. Ei, Hik 
ERT RIEFRA, WARE 
E., WARRE, APR 
强 相等 。 这 时 检测 器 不 输出 交流 信 
号 ,伺服 马达 停止 运动 。 在 此 减 光 器 
的 位 置 给 出 样品 的 透 光度 。 此 种 仪器 
的 优点 是 基线 平稳 ，C0, 和 HO 的 
SRE OT LARA, BRA ALT RIE RR Ze 
值 信号 ， 仪 器 性 能 改变 不 易 被 发 现 。 
汉 光 束 原子 吸收 分 光 光 度 计 
double-beam atomic absorption spec- 
trometer 来 自 辑 射 光 源 的 光 东 被 分 
成 两 光 上 东 的 -种 原子 吸收 分 光 光 讼 
计 。 来 自 空心 阴极 灯 的 特征 辐射 鹤 旋 


转 扇形 板 分 成 样 眼光 束 和 参 比 光束 。 

品 光 束 通过 原子 化 器 ， 产 生 被 测 元 
素 的 共振 吸收 ， 参 比 光束 不 通过 原子 
化 器 ， 经 反射 镜 反 射 后 直接 投射 到 半 
透射 半 反 射 镜 ， 青 与 样品 光束 会 合 ， 
然后 经 同一 光路 交替 地 通过 分 光 系 
统 ， 进 人 检测 器 ， 分 别 为 检测 器 所 检 
测 ， 经 检 波 、 帮 大 和 数据 转换 ， 在 访 
数 装 置 上 显示 吸光 诬 值 或 直接 显示 党 
度 值 。 它 能 克服 基线 漂移 ， 改 善信 只 
比 ,降低 检 出 限 。 使 用 时 ， 辐 射 光 渡 
无 需 预 热 。 

LETAN two-photon spectrosco- 
py 以 频率 为 vy 的 强 光照 射 物质 ， 物 
质 吸收 或 发 射 2h 的 能 量 ; 或 以 办 
及 mm 陌 种 频率 的 光照 射 物 质 ， 物 质 
吸收 或 发 射 Av, + hy, 的 能 量 ,利用 这 
种 赋 迁 方式 的 光谱 法 称 为 双 光 子 光 
i. OM, RB Re hy, 
的 光 , 发 射 ie, AG, HAP ERE BARR 
SEF Aly, —»,) RRB, UEFE 
迁 的 选 律 与 单 光 子 不 同 ,允许 同样 对 
称 性 能 级 间 的 外 迁 ,因此 可 用 来 研究 
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单 光正 迁 禁 阳 的 能 级 .此 外 , 若 以 。， 


左右 反 平行 的 图 偏光 作为 入射 光照 身 
FEAR BOE Ft, A E YK 
AAR PIE RB EE 


抵消 ,可 以 获得 无 多 普 勒 变 宽 的 尖锐 j 


双 光 子 线 光 谱 , 这 种 方法 称 为 无 多 普 
勒 效 诬 双 尖子 光谱 (Dopplerfree two- 
photon spectroscopy), H 36 T RRiF 


产生 的 激发 态 发 射 的 荧光 称 为 双 光 子 | 


荧 天 。 由 双 光 子 牙 迁 产 牛 物质 离子 化 
HARRAN FATA, WEF 
A SERA ROE TARR. BREI 
ROGET ALB STIG F ERE 
多 光子 光谱 。 

WAWE double are light method 
FUIEE FT SE 6 ae He 
RIA. ERARE PE. 2 500mg) 
的 杯 形 石 万 电极 , 置 于 上 下 电极 之 间 。 
杯 形 电极 和 上 下 电极 之 间 的 巴 热 弧 光 
加热 石 栅 杯 的 底部 ,使 试 样 蒸发 。 此 方 
法 可 以 有 效 的 控制 蒸发 和 过程 和 激发 过 
程 ,增强 杂质 和 基体 的 分 注 效 应 , 隆 八 
易 挥 发 元 率 的 检 出 限 。 

RG MARR  two-piston recipro 
cating pump “共有 两 个 活塞 的 高 压 输 
RE. HMA. EAT 
精心 设计 的 偏心 凸轮 ， 用 同步 电机 或 
WEARER, R 
轮 再 推动 两 活塞 作 往复 运动 。 仿 心 三 
轮 短 半径 端 所 对 应 的 活塞 向 外 伸 ， 使 
该 活塞 的 下 单 向 阅 打 开 吸 入 流动 相 ， 
与 此 同时 ， 人 篇 心 凸轮 的 长 半径 端 所 对 
BHA HGRA, AEM A 
打开 ,并 将 流动 相 送 至 色谱 柱 。 于 


BE EEA GE PR EK OP a. RL 
柱 塞 往复 条 的 输液 流 基 比 单 活 塞 泵 小 
得 多 。 其 优点 是 不 必 使 用 消除 脉冲 的 
阻尼 器 ,以免 了 阻尼 器 的 压力 消耗 ， 
但 馈 点 是 设备 成 本 较 高 ， 流 其 调节 也 
He SE BE HE SAK 


Leu Venu 
排 液 特性 

MÆ biradical VERRIER HH. 
是 田 两 个 各 具有 -个 未 侦 电 子 的 分 子 
碎片 相连 而 成 ， 其 特征 是 两 个 分 子 碎 
AAR a TES, HF 
a A BRR SEB, LSE AREA By AA 
重 态 或 三 重 态 ; WARA A Mie 
H, 单 重 态 及 三 重 态 几乎 是 简 并 的 ， 
其 ESR 谱 是 由 两 个 无 关 的 自由 基 的 
谱 所 和 构成。 

MBAR RA double crystal topogra- 
phy AJAR AR TE a a eB 
WAR 4S BS — FR OK TE a ee 
DERE AR TSE in A Se HE A A 
TPR TS -ACE K ER et AE 
SCRA AE Bites, 人 射 到 第 二 


E, MEZEIS, EZD, B | 块 唱 体 ,而 第 一 块 霹 体 (样品 ) 则 在 布控 


MX shuang 63/ 


格 位 置 附近 摆动 ,从 测 得 的 衍射 轮廓 线 
推 入 出 形 魏 多 ;第 二 种 模式 是 用 第 一 块 
史 体 单 色 化 后 的 外 射线 作为 人 人 射线 , 采 
用 反射 或 透射 法 装 得 第 二 块 晶体 的 形 
貌 图 。 前 阁 串 称 为 双 品 衍射 仪 ,后 者 则 
ARRE SRA EL. AS AI A 
TUE. RAR FS BR 
CHS iL i OR, SETS BR he ER 
BRIG R.. 

SUR RR «= dowble-focusing mass 
spectrometer {8 FAH h(E) 5B) 
组 合 的 方式 ,同时 对 离子 东 进 行 速 度 聚 
RATRE A. FE RE RE 
谱 分 析 中 ,以 电场 -磁场 的 顺序 进行 配置 
的 称 为 正 配置 (forward geometry, EB ge- 
ometry) ,而 以 磁场 -电场 的 顺序 进 行 配 
BA AC (reversed geometry , BE 
geometry). 分辩 府 比 单 聚 焦 质 谱 仪 商 。 

We DNA duplex DNA 两 条 互补 
单 链 DNA 形成 的 双 链 DNA, DNA IR 
Weak RNA 分 子 内 部 因 存 在 茂 基 配 对 而 
折 叔 成 突 环 的 部 分 都 称 为 骏 链 。 

SMF RAH double quantum 
filtered correlation spectrascopy ; DQF-CO- 


SY EFIA- -n -Z(g,)-4- 
Fld.) -采集 FID ($n) (h)a EH 
COSY kop rea SCRE ERRA T— ARE 
的 固定 延迟 A (0ps 以 内 ， 用 以 产生 
相 移 ) 以 及 了- Ch) 脉冲 ,将 演化 其 


产生 自 旋 系 统 所 有 可 能 的 相干 转变 成 
为 可 观测 的 单 量子 获 迁 后 进行 检测 - 
利用 不 同 阶 数 的 多 量子 跃迁 的 相位 不 
局 ,可 以 有 选择 性 观察 某 阶 盘子 路 迁 


RE ESR SRR ee 
量子 滤波 COSY HES TMi CO- 
SY 谱 中 的 一 种 ,经 相 循 环 将 单 量 子 相 
TRE, ARMM AMBP 
的 相干 ,同时 减弱 对 角 线 上 谱 蜂 的 强 
BE LUA] FAE Ot BT Rh 
TR A A ea Hy A 
型 ,所 以 分 辩 率 较 高 。DQF 法 可 有 效 
地 抑制 强 单 峰 积 语 剂 峰 , 检 测 AX 或 
AB 等 二 自 族 及 多 自 旋 体系 ;三 量子 滤 
波 可 滤 掉 单 妖 ,溶剂 峰 和 二 自 旋 体 系 
的 类 合 峰 , 检 测 的 是 三 自 旋 以 上 的 多 
自 旋 体系 。 

双 量 子 相 干 douhle-quantum co 
herence SLAF. 

WRF RH  double-quantum tran- 
sition PELEA, 

MRE dithizone 1,5-THRR 
FER, MALEM RRA 
末 ， 分 子 量 256.36, HETIME 
a. ORL, RETR, PBF 
K. — APRS Hae Ag( 1). Bi 
(H).Cd¢ 1), Co( B)Cu( N), Hg 
CH). Pd(2>.2n( E), NiE? In 
CH) TM) Set 0 > OGRE al, 
ORG] AYE ae Se A 

TAA Ah AG Be BE BE -AR 
HW RM double pulsed field gra- 
dient spin echo method and NOE spec- 
troscopy; DPFGSE-NOE — thks 
PERE A BRE ETE RS 
于 斯 效应 (NOE) 谱 ， 相 位 无 畏 变 。 
该 技术 和 将 最 有 可 能 取代 传统 的 
NOE Eji, 

WAMA blazed grating with two 
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blazing wavelength — AE AS AHE Ste 
RRE AR E h AR T 
Sef (AMM) BRIER A 
工作 面 构成 的 折线 饮 齿 形 ， 可 以 对 相 
应 的 内 耀 波长 《ar) RETA RR. TE 
很 多 工作 波长 范围 大 的 光谱 仪器 
【如 UV-VIS 分 光 光 度 计 、 某 些 红外 
HIER H) H, 为 了 能 在 较 大 工 
作 波 长 范围 长 、 短 波长 两 端 光 能 量 下 
降 不 致 太 包 而 获得 足够 高 衍射 光 信 
号 , 往往 不 得 不 求 用 2 块 〈 或 3 块 ) 
PRB ARE AAC, TERT 
长 范围 交替 工作 ， 不 但 在 光栅 转换 机 
构 方 面 增加 麻烦 ， 而 且 使 用 也 不 方 
便 。 双 内 削 光 栅 就 是 为 此 开发 的 折 面 
KORE. FO OER E H 
ERATA Ce, Mle.) KETHEK 
SATA RATE, A 
可 对 两 个 不 同 的 波长 A, An 【对 应 
FRAN ARMA a Me.) REA 
Mi; 适当 选择 s, Me, 角 ， 就 可 使 整 
个 较 大 工作 波长 范围 内 处 于 适当 位 管 
ATA, ADA, CERERE, 最终 效 
果 可 使 较 大 工作 波长 范围 两 端的 光 效 
FEH FERE CR 
WEREMA TE), MA 
MARET EERE K BA ALIE 
波长 范围 。 

RM Se WI detector of dual- 
beam difference #2 EF SIKH RL 
浓度 变化 的 折射 率 检测 的 一 种 检测 
器 。 由 透镜 聚焦 的 激光 束 通 过 瓦 拉 斯 
特 楼 镜 将 光束 分 为 两 束 ， 然 后 用 透镜 


聚集 人 射 于 毛细 管 上 ， 投 射 光束 用 万 | 
片 挡 去 一 半 后 投射 到 加 一 光 二 极 管 的 | 


不 周 部 位 上 ， 当 设 有 样品 时 ， 调 节 两 
束 光 在 光 二 极 管 的 部 位 ， 使 其 光电 流 
完全 相等 ， 差 分 电流 信和 号 为 零 。 然 
后 ， 将 一 束 作为 信号 东 ， 另 一 东 作 为 
参考 束 ， 进 行 差分 测量 

WKE aqueous two-phase ex- 
traction 1896 年 由 Beijerinck 最 里 观 
烯 乙 一 醇和 磷酸 钾 等 盐 类 水 洲 液 所 构 
RU KAA RR. 主要 有 四 类 ， 
即 诊 合 物 - 聚 合 物 -水 、 高 分 子 电 解 质 - 
聚合 物 - 水 、 高 分 十 电 解 质 -高 分 子 电解 
质 - 水 .聚合 物 - 低 分 子 量 组 分 -水 。 优 
点 是 能 防止 生物 制品 茜 取 后 处 理 过 程 
中 蛋白 质变 性 或 酶 失 活 ,消除 了 有 规 
溶剂 对 蛋白 质 或 酶 制剂 的 有 害 作 用 。 

MSM biuret method 一 种 快 
速 比 色 测 定 蛋白 质 总 量 的 方法 。 当 小 
心地 将 脲 加 热 至 130 ~ 160 Bt, FT 
由 两 个 分 子 间 脱 去 一 个 所 分子 而 生成 
HR CLO ARR) 

H;NCONH, + H—N—CO—NH,——> 

H 
— H, NCONHCONH, + NH, 


FRB SBR > AL SEB HE 
AC OR SRK Be, ae ae REST A 
物 ， 最 大 吸收 波长 为 5690nm。 


HO Ho 
NH, N—Cu—N 


x, CuSO, x 
oO NOH o 


NH, NH; Na NH, Na 
HO HO 


此 红色 化 侣 物 


HN 


Bye |i s 
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RAMa Fw RE (一 C0 一 
NH—) HRADE HAAI. REA 
AE Be eA AT ae a. SE Th 
AL ET] HE Et fa, eR a UMA 

DARE biuret reaction JE AK 
和 和 蛋白质 所 特 育 的 ， 而 为 氨基 柄 所 设 
有 的 一 种 其 色 反 应 。 一 般 含 有 两 个 或 
两 个 以 上 的 肽 键 化 合 物 与 硫酸 岗 在 碱 
TE PEE AB ARE AR ERRE, E 
紫红 色 或 此 紫 色 的 复合 物 ， 基 于 这 一 
反应 用 分 光 光 过 计 可 以 测定 蛋白 质 的 
Si. 

Wh i Fe 5 E HE Et 
double-channel atomic absorption spec- 
trometer ”使 用 两 个 辐射 光源 、 两 个 
分 光 系 统 和 两 个 检测 咽 、 能 间 时 测定 
PPR PRU OER. H 
FEE BY TO EB 
去 相 同 ， 有 了 时 甚至 差 剿 很 大 ， 特 别 在 
火焰 原 字 化 器 中 ， 两 元 素 的 原子 沿 火 
炊 高 度 的 分 布 不 同 ， 很 难 使 测定 两 元 
率 的 条 件 同 时 达到 最 优化 。 如 果 使 用 
包 道 原子 吸收 分 光 光 度 计 对 多 元 素 进 
行 后 时 测定 ， 要 是 所 有 元 素 的 测定 条 
件 同时 达到 最 优化 就 更 困难 。 

双 同 位 素 稀 释 法 double isotppe 
ditution method č Fli AR BEE op AY 
— Fi, CERTECO MEE BEX 
Ay 的 放射 性 同位 素 指 示 剂 溶液 ， 分 
AAD PUG A AB el tat, 的 被 测 元 
SARA. ER HHP 
加 入 已 知 量 到 的 稳定 同位 素 ， 在 另 
— PROP ALA Bat F, 的 稳定 同 
位 素 ， 分 别 测定 两 份 试 液 的 放射 
性 比 度 


| 
| 
| 


LAES: 
AMORA ARPER AE 
„$ SF -SF 
3, -5, 

RMEFERIEWH double line meth- 
od for background correction M K$ 
邻近 非 级 收 线 校正 背景 法 。 利 用 分 忻 
线 邻 近 的 非 吸收 线 校 正 背 景 的 方法 ， 
是 1964 © ALC (W. Slavin) 提 
出 来 的 。 用 分 析 线 测量 康子 吸收 与 背 
景 吸收 的 总 吸光 座 ， 用 邻近 分 析 线 的 
非 吸 收 线 测 重 背景 吸收 (不 产生 涯 
FR) 的 吸光 度 ， 两 次 测 得 的 吸 
光度 相 减 即 得 到 校正 背景 吸收 唇 的 净 
RF RRR. BARR 
随 波 长 而 改变 ， 该 法 校正 准确 度 较 
Ze, EREE H eE R R EA 
线 , 在 <200nm 波段 区 小 于 Som, TE 
> 200nm k BER zh F 20nm。 用 该 法 
WEFR, EDGES, 2E 
BREEK, HAB KETER, F 
仅 操作 麻烦 ， 而 且 前 后 两 次 原子 化 操 
作 趟 易 很 好 地 重复 ， 校 正 效果 较 差 。 
该 法 不 能 校正 结构 背景 ， 只 适用 于 分 
析 线 附近 背景 分 布 比较 均匀 的 场合 
RHEE MM ( BIRD ) 脉冲 序列 
bilinear rotational decoupling ( BIRD ) 
pulse sequence 脉冲 序列 为 
'H 902 -r-180f -7-90° 
DCi 180° 


“rsa i, WETS A 
CH 


与 “C MEM SAAS? C 相连 的 
氢 的 磁化 矢量 ， 可 区 分 直接 与 ”C 相 


- 观测 
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连 的 'H 和 间接 与 5C EA OE 
Jon n>1) MEERE., 

Woe eH double diffusion test 
之 一 ， 用 于 抗原 成 抗体 的 定量 或 定 
性 双向 扩散 试 答 有 在 试管 内 进行 的 
一 维 法 和 在 平板 上 进行 的 一 维 法 
{ XPF Ouchterlony 氏 法 )。 二 维 法 是 
在 平面 上 造成 芒 雅 的 凝 腕 ， 开 斤 个 小 
湘 ， 分 别 注 抗 血清 或 抗原 渡 ， 从 对 
方术 散 开 来 ,并 在 浓度 比 适当 的 
【最 适 比 ) WATE RITE. 

双向 属 开 法 two-dimensional devel- 
opment method ”在 纸 色谱 法 或 薄 层 色 
谱 法 中 ， 当 被 分 离 的 样品 比较 复杂 
时 ， 和 如 茎 含有 不 同类 别 叉 含有 同系 物 
的 样品， 可 采用 双向 展开 法 ， 以 获得 
最 佳 的 分 高 效果 。 双 向 展开 法 是 将 混 
合 物 样 品 点 在 纸 和 薄 层 板 的 某 一 方向 
的 问 部 进行 展开 ， 待 展开 剂 干燥 后 ， 
再 在 垂直 于 第 一 次 展开 的 方向 上 用 另 
~ 一 种 不 同 的 展开 剂 进行 第 二 次 展开 ， 
称 这 种 展开 方式 为 双向 展开 法 。 

WM double samples method 
通过 分析 两 个 样品 来 评价 分 析 质 量 的 
方法 。 将 两 个 组 成 很 相似 的 样品 A 
和 B 分 党 给 参与 质量 评价 的 各 个 实 
验 室 或 各 个 分 析 人 员 ， 每 个 实验 室 或 
分 析 人 员 分 别 对 样品 六 和 8B 各 进行 
一 次 测定 ， 测 得 的 特性 量 值 分 别 为 
x 和 和 xo =t, 2, °°, no AAMB 
样品 很 相似 ， 如 果 存 在 系统 误差 ， 则 
MA x, 和 xs 具有 方向 和 大 小 相同 
KRSR, HÆ d =x, - xs 将 使 
系统 误差 相互 抵偿 ， 而 只 存在 随机 误 


#, s= aa :其 和 值 5 = 
x, +xa 茎 存在 随机 误差 ， 又 存在 系 
统 误差 ， 总 标准 差 
1 tt) 
SA Sao 
in RAPHE ARM TLRS 
BLL RET, SP 和 守则 为 同一 方 
SMTA, WF =S'/S Boe t 
如 果 上 比 工大 得 多 【大 于 一 定 显著 


| 性 水 平 的 临界 值 ) ， 表 明 存 在 系统 误 
i, 其 大 小 为 


Sb = y (S-S 

RE (m) 图 double samples plot 
通过 分 析 两 个 样品 来 评价 分 析 质 量 的 
质 控 图 。 将 两 个 组 成 最 好 相似 的 样品 
aA 和 B 分 发 给 参与 质量 评价 的 各 个 实 
验 室 或 各 个 分 析 人 员 ， 每 个 实验 室 或 
Se A St SE dh A BB 各 进行 
~- 次 测定 ， 测 得 的 特性 量 值 分 别 为 x 
My, 组 成 一 个 实验 点 (xi, re 
将 所 有 实验 室 或 分 析 人 员 的 实验 点 绘 
BE *-y 坐标 图 上 ， 如 下 图 。 如 果 各 
实验 室 或 分 析 人 员 的 测定 结果 没有 系 
统 误差 ， 各 实验 点 将 随机 地 分 布 在 以 


出 
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分 别 道 过 x 各 Y、 并 平行 于 x 和 + 坐标 
轴 皮 条 直线 相交 分 割 而 咸 的 + +n + 
=- -+. + -APRIBA, FRR 
EA (x, vy) 为 圆心 ,一定 置信 水 
平 下 的 随机 不 确定 度 为 半径 的 图 形 区 
内 。 如 果 存 在 系统 误差 、 测 定 结果 仿 


高 或 偏 低 ， 实 验 点 将 主要 沿 着 与 y 轴 | 


成 特 * 方 向 蛙 椭 贺 形 分 布 在 + + 和 -~ 
-两 个 象限 内 .根据 双 样 图 可 以 对 各 


实验 室 或 分 析 人 员 的 分 析 质 量 作出 科 | 
用， 以 实现 难 分 离 组 分 的 分 离 。 
自然 界 中 ， 


学 的 评价 。 

MAH birefringence 
存在 ~… 些 光学 性 质 随 方 向 而 变化 的 透 
明 品 体 ， 可 以 使 一 束 人 射 光 通 过 时 产 
生 两 束 分 离 的 折射 光 ， 这 种 现象 称 为 
RHH, EP ERMITA AA E ES 


eA A. EB Le : 
块 方解石 品 体 ， 可 以 看 到 一 行 字 变 成 
| 还 是 生物 栖息 、 生 长 、 匡 殖 的 特定 场 


两 行 。 除 了 自然 晶体 以 外 ， 不 少 人 工 
制备 的 光学 异性 介质 也 具有 双 折 
射 性 质 。 


双 柱 定性 法 double-column quali- i 


tative method 色谱 分 析 申 常用 的 一 
种 定性 方法 。 它 是 依据 各 类 同系 物 在 
AAR RR Ca aS REA) 


的 对 数 呈 线性 关系 ， 如 下 式 

]og ve = Alog ve +E 
式 中 , 4,《 为 有 关 官 能 团 特征 的 系 
数 ; 工 ，I 分 别 表 示 I FMIS 
柱 。 应 用 此 法 定性 时 ， 将 未 印 组 分 分 
别 在 所 选 的 两 根 色 谱 社 上 进行 测定 ， 
得 到 悍 留 值 的 对 数 ， 对 照 已 有 同系 物 
的 对 数 曲线 、 妈 可 推测 出 未 知 物 的 性 


质 , 必要 时 可 与 标准 物质 在 两 柱 上 的 i 


保留 值 进行 对 比 。 

EE FE dual column ion 
chromatography 又 称 抑制 型 离子 色 
谱 法 。 基 在 分 离 柱 之 后 连接 抑制 柱 
{ 或 其 他 类 型 换 制 器 ) 的 离子 色谱 
A. SLABS RT AMA, 

SE HE dual column chrom- 
atography HRA- €8 HEHE Fok 5} 
离 样品 中 的 待 测 组 分 时 ， 就 将 两 根 趟 
同性 质 的 色谱 柱 趾 联 或 者 并 联想 来 使 


水 表面 繁 层 suface microlayer; 
SM 水 表面 100um MAKE. RE 
和 集 了 各 种 化 学 物质 具有 特殊 物理 、 化 
学 和 生物 性 质 的 界面 。 大气 和 水 间 的 
物质 和 能 量 实 换 亦 通过 此 界 画 进行 ， 
该 界面 交换 过 程 在 环境 及 物质 的 地 球 
化 学 循环 中 起 着 极 重要 的 作用 。SM 


所 ， TEAL DAR Se Bt i hae EE 
污染 物质 的 作用 ， 并 产生 各 种 毒 
性 效应 。 

KARERE sampler of wa- 
表面 微 层 水 


ter in surface microlayer 


| 样 系 用 玻璃 副 板 采样 法 采取 .采样 厚 
的 两 根 色谱 柱 上 ， 其 比 保 留 体 积 六 ; 


BE— BLA 60 ~80um, HAARE E 
门 设计 的 三 面 有 边框 【高 度 在 
100um A) 的 玻璃 板 。 

KE water sampling MAYS 
FOKRA., GEST BSE, DARK 
得 水 体 污染 的 基本 数据 。 供 分 析 用 的 
水 样 应 具有 代表 性 ， 能 反映 水 栖 的 化 
学 组 成 和 特征 。 采 样 的 方法 、 位 置 、 
时 间 、 次 数 等 都 是 根据 水 体 特点 和 分 
析 虽 的 决定 的 。 
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河水 采样 : “有 役 在 水 文 站 测 流 电 下 
中 说 水 下 面 台 2 ~0.5m ER, Bii 
FARA RAR, SR RB 
须 设 在 水 流 和 通畅 处 。 必 要 时 还 可 以 在 
不 阿 深度 分 层 取 样 。 采 样 次 数 根 据 水 
情 恋 化 ， 均 匀 分 布 于 不 同时 期 和 不 同 
WB. EKR. 、 半 水 期 ， 相 水 期 均 应 
布设 测 次 。 

海水 采样 : 一 - 般 在 海洋 调查 过 程 中 
进行 采样 ， 有 大 面 观测 、 断 面 观测 和 
连续 观测 二 种 基本 方式 。 大 面 观测 是 
在 调查 海区 布设 苦 干 个 采样 点 , 在 - 
定时 间 内 同时 采样 。 断 面 观测 是 在 调 
查 海区 布设 几 个 有 代表 性 的 断面 TE 
断面 上 布设 若干 个 采样 点 ， 在 一 定时 
AAR SAS RH, ESE 
HB RRR A RRR MA. ELE 
ERK — FE OT A] Te SE SESS 1d 
以 上 。 

WKAR: AKT MAAK 
库 的 采样 ， 可 仿 若 海水 采样 方式 进 
fT- Be ROTH a ok BE FY i OE Be 
船 ， 定 期 采样 。 在 进出 水 遵 的 控制 断 
面 设置 采样 垂 线 或 采样 点 。 水 库 还 应 


考虑 水 库 运 转 的 特点 。 
KEE water sampler 采集 水 
AREKE T EAM kK 


FRAT SS. ACS DR a KES ADF oh 
带 有 测 深 设置 的 采样 器 。 陆 地 水 体 的 
KARERE AGA. HORAK Sa Al 
输 水 管道 、 测 深 强 索 等 组 成 。 深 层 海 
水 的 采样 有 多 简 采样 器 、 绝 缘 采 样 器 
和 颠倒 式 采样 器 。 其 采 水 容器 多 为 金 
RRS, ARERR, LRA AR 
ERKE EEFE. Ra HE 


SBSH ARI. BEMAZA 
RERE, BAA ROACARRS 
‘Hs MAB ke Be AS Ae KS RR 

KF qn Et evaluate of aquat- 
ic product fresh 新鲜 庶 是 决定 水 产 
蜡 质 其 的 重要 因素 ， 与 水 产 稍 死亡 后 
体内 发 生 的 一 系列 生物 化 学 变化 和 乡 
菌 党 殖 有 密切 的 联系 。 水 产品 的 鲜 度 
可 用 氮 离 于 选择 电极 、 酶 传感器 和 微 
生物 传感器 来 评价 .但 以 气味 浓度 测 
EAR BARRE ET TR E RPA 
法 里 为 简单 、 快 捷 。 气 味 浓度 测定 仪 
{例如 日 本 B & HLBAO. Co. Lid 公司 
生产 的 Alabaster-Mini EKW-M89) 的 
WRB: KPC SA 
中 的 氨基 酸 经 微生物 腊 羧 基 作 用 后 产 
生 脏 化 合 物 ， 它 再 转变 成 气 ， 以 测量 
SURE AE RW ERE, ALOR BRAT 
直接 测定 产生 的 氮 量 ， 并 以 数字 将 党 
度 直 观 地 表示 出 来 。 例 如 .对 是 的 气 
上 昧 数据 在 该 仪器 上 的 读数 : 一 级 新 鲜 
AE A 1.8 « 10°, KEK 
=2.3x10°, BUH >2.3x« 10, 

水 的 离子 积 ionic product of water; 
K, 亦 称 水 的 质子 自 递 常数 【参见 
ATRBRERA). KR He 
FE (CR) 度 和 OH WTI CR) 
ERRE., MK, 7R. K. 随 温度 而 
变 。 水 是 器 电解 质 ， 产 生 质 子 自首 部 
分 电离 为 "和 OH , 

2H,0 —=H,0* +OH- 


0 + X Boy - 
Keo 
Tuo 


纯 水 和 稀 浪 液 中 水 的 活 度 是 一 常数 ， 
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EJA 55.55mol- L, 25°C WE, 4 
定 纯 水 中 H* 和 0H RRA 
1.004 x10 mol-L-',， 即 
K, = 44,0 +ou- =1.008 x107" 

忽 跟 离子 湿度 影响 . ano- m- = 
[H*] [OHT], K, = H’ J[ OH” ), 
ZAF, AER K, =1 x10". K, 
RRT ERER Fok POH 和 
OW 浓度 之 间 的 关系 。 当 温度 E 
时 ,任何 Aa PRE Ag HY A OH 
AGAR A 2K AS TRASK. OK, 


EB [H+], Bask [OH], 反之 
IPA. 
水 分 保持 剂 humecetanta ”有 助 于 


维持 食品 中 的 水 分 稳定 而 加 人 的 物 
Bi. STRAT AZ AA AMIE 
5m 7K RE A A Be BS OK PES REE 
类 。 我 国 规定 许可 使 用 的 水 分 保持 剂 
ARRAS ARR. = EME 
fA ARK AM BRE SE — Bh BE 
=A RRO A H REAL 
ERRAI SS 10 种 。 
水 解 hydrolysis 物质 与 水 反应 而 
发 生 的 分 解 作 用 。 通 常 指 盐 类 的 水 
解 ， 即 盐 的 离子 与 水 反应 生成 弱电 解 
质 的 反应 。 例 如 
NaAc + H,0 = Hac + NaOH 
离子 方程 式 : 
Ac” + H, 0 HAc + OHT 

NHC! + H 0 一 二 NH - H,0+ HCI 

NH, + HO =NH; - H,0+H* 

NH, Ac + HO 一 一 HAc + NH, - H,0 
离子 方程 式 : 

NH, Ac + H20 一 HAc+NH，. HO 


| of hydrolysable nitrogen 


MEATH, FERRE KAREE 
HE: HREM KA HE : 弱 碱 
PRHKA J PE RA Tk 
解 产 物 的 相对 强 弱 。 由 于 形成 盐 的 酸 
和 和 臧 的 强 弱 不 同 、 各 种 盐 类 水 解 进 行 
的 程度 各 有 差异 ， 即 盐 类 的 水 解 主要 
淡定 于 盐 的 本 性 ， 亦 受 温度 、 浓 度 的 


| 影响 。 


7K A TE SR RAE determination 
土壤 水 解 性 
BCEA RAM, CELIK 
物 态 氮 和 部 分 有 机 物质 中 易 分 解 的 、 
ERREKAREN, CREAR. 
TR ARB. AER, EEA SS ok RE 
白质 气 的 总 和 。 水 解 性 所 的 食量 与 有 
HASERREA, AMAA 
高 ， 熟 化 程度 高 ， 有 效 氮 售 量 就 商 ， 
土壤 水 解 性 氨 的 测定 方法 有 碱 解 扩散 
EARE. 

水 冷 炬 管 water-cooled torch tube 
即 用 水 冷却 炬 符 ，、 其 中 用 水 量 应 超过 
一 定 的 最 小 量 以 免 在 环绕 ICP 炬 管 的 
KEEPER AM. 

7K FEE jellyfish lumines- 
cent protein 74% Æ — i Hi AA fi E Jy 
动物 ， 会 发光 。 大 们 很 早 就 试图 从 水 
母 中 分 离 出 发 光 物 质 ， 但 一 直 没 有 成 
W., 直到 1962 年 才 分 离 出 一 种 蛋白 
i, PARAS Ca’ 离子 处 理 后 会 
发 出 亮光 。 这 是 人 们 发 现 的 第 一 个 发 
光 重 白质 ， 称 之 为 水 母 发 光 蛋 自 。 人 
们 对 其 水 解 产 牧 的 结构 进行 研究 ， 发 
现 其 活性 结构 与 腔 肠 动物 荧光 素 有 
关 ， 其 杂 环 部 分 的 结构 以 磺 酸 酯 的 形 
式 存 在 。 
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虽然 Ca SP RE RIE A 


发 光 体系 有 催化 作用 、 但 是 该 发 光 反 | 


应 仍 需要 和 氧 的 全 加 。 就 水 母 发 光 佛 所 
Wa, ER aI Peis aes 
键 合 上 去 。 江 谱 学 研究 证 明 ， 腔 肠 时 
®W (coclenterazine) HAP RHE E 
通过 氧 结合 在 一 起 的 ,在 没有 辅助 因 
于 存在 的 情况 下 ， 气 能 够 将 它们 结合 
在 一 起 的 惟一 途径 是 通过 过 氧化 物 的 
生成 。 当 水 和 母 发 光 蛋 白 被 NaHSO, 还 
原 时 会 生成 一 种 黄色 的 化 合 物 
CYC), 4 Hit— +8 NaS 0, 还 原 时 
RAtRE Bm, Heal. 

KAER hydragel REAT 
脱水 得 到 的 产物 . 

水 平 对 称 平 面 光 所 装置 ”horizon- 
symmetrie plane grating mounting A 
St Be AT i ke BY) Fa Ep ER 
中 心 在 同一 水 平面 上 、 并 对 称 分 置 光 
PS MO ee BH, RH 
Fastie-Ebert 系统 。 由 于 水 平 对 称 ， 
光学 对 称 性 好 ， 所 以 残余 像 差 小 、 成 
iB. Ee eS Ce ye 
EE, MRR AE SM A 
Ebert E_E 84 2 dh FA Se An tH SE. E 
散 和 谱 线 弯曲 的 影响 也 大 大 了 减轻， 成 
像 质量 更 好 ; 水 平 对 称 平面 光栅 装置 
的 最 大 缺点 是 存在 二 次 色散 现象 ， 而 
BREAR RE. 仪器 占用 实验 各 
面积 大 。 

KIER number of level 因素 所 
SMES RA. Re, Hak 
SRM ARR S SRA (水 
平 ) ， 以 研究 因素 水 平 变化 对 试验 指 
标的 影响 。 


Or 


et H 
HO a 
| 


YORBLAE 
NaS 04 


HO 
a 


Ehari fcoelenterazine! 


水 shui 639 


KRR water soluble acids 
or alkalis ”存在 于 油 品 中 可 海 于 水 的 
酸性 或 碱 性 物质 的 必 称 。 由 于 袖 品 中 
有 水 洲 性 版 或 碱 存在 时 会 严重 部 蚀 机 


H. RET GA PBA RIAA KBE 
BURP TE RY (ESTIMA 
柴油 机 被 和 汽油 机 油 是 侈 许 呈 碱 性 反 


Wa. Mm ORE RT, E 


太 气 中 的 水 分 、 氧气 的 作用 及 受热 情 


GP, Stee GA Bik, MARKE 
2. BE 7k PH a BE PE BK PE 
碱 ， 用 酸 碱 指示 剂 检 查 或 用 酸度 计 测 
定 抽 提 液 的 pH 值 ， 判 断 油 品 中 有 无 
水 溶性 酸 或 碱 的 存在 。 

KERAHE eutrophication 
monitoring of water body 7K iM AFF 
HATA ARAB RAR. BE 
FE Py HE A KA OC I. 
KE. TL. HSS), 3 ek th 
AIL RS. ATTRA, 
STH AM. ESM 
A: (1) 指标 生物 调查 法 ; (2) 溶 
RENE: (3) 生物 现存 量 调 查 
法 【叶绿素 量 等 ); (4) 光合 作用 能 
AME: (5) 透明 度 测定 法 ; (6) 
RSA. eth 
PAEMAA MR USER RH 
化 的 现状 。 

it AAR self-purification of water 
body J" CIR Sb 452 75 Fe BY 2k fe F 
WH. ks. EMSA RE, 
污染 物流 度 逐 渐 降低 ， 经 一 段 时 间 后 
恢复 到 受 污染 前 的 状态 ; 狭义 的 基 指 
水 栖 中 微生物 氧化 分 解 有 机 污染 物 而 
使 水 质 兆 作 的 作用 。 水 体 自净 机 理 包 


ENW., WR., BATERIE., A 
TED IB. DHELE. RIER TEF 
过 程 以 及 生物 化 学 过 程 。 各 种 过 程 同 
时 发 生 ， 相 互 影响 ， 并 相互 交织 进 
行 .一般 来 说 ， 物 理 和 生物 化 学 过 程 
在 水 体 自净 中 占 主 要 地 位 。 

水 污染 常规 分 析 指 标 index of 
routine analysis for water pollution 水 
eis Hess 9A KL. KIS 
Hi BOK AR BES 
数 ， 是 对 水 体 进 行 监测 、 评 价 、 利 用 
以 及 污染 治理 的 主要 依据 。 环 境 保 入 
机 构 和 其 他 有 关 部 门 通常 按照 不 同 的 
要 求 测定 各 种 水 质 标准 ， 以 及 相应 的 


:测定 方法 。 水 污染 常规 分 析 指标 主要 


有 以 下 项 目 : BR. Ki. FAE, 
PB 值 、 电 导 率 、 湾 解 性 图 体 、 总 拨 、 
AAIR, WAA, kA. ERA 
cSt, MAR, ABE 
WHR. 

水 污染 连续 自动 监测 系统 conin- 
uous and automatic monitoring system 
for water pollution 对 污染 源 排 放 的 
上 废水， 以 及 地表 水 和 地 下 水 被 污染 的 
和 情 况 进行 连续 自动 采样 、 测 定 、 传 输 
和 数据 处 理 的 实时 监测 网 。 水 污染 连 
续 自 动 监测 系统 是 由 若 于 个 水 污染 图 
定 监测 站 (可 设 在 河流 两 岸 、 湖 泊 
和 水 库 的 出 入 口 、 工 三废 水 排放 出 
口 、 污 水 处理 厂 排 本 口 等 处 ) ， 数 据 
通信 系统 和 一 个 监 油 中 心 三 部 分 组 
成 。 监 洞 站 有 连续 采样 装置 、 水 污染 
连续 监测 仪器 、 水 文 气象 参数 测定 们 
器 以 及 水 样 存 贮 装置 等 。 各 监测 站 连 
续 测 出 的 数据 ， 色 有 线 电 或 无 线 电 通 
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入 系统 定时 地 (例如 每 小 时 一 次 } 


传送 至 监测 中 心 ， 监 测 中 心 设 有 电子 | 
| 些 溶解 于 水 中 的 混合 物 的 。 对 于 化 学 


计算 机 和 各 种 铺 曲 设备 ， 以 收集 数 
据 、 处 理 数 据 及 存储 数据 ， 并 可 向 各 
监测 站 发 出 遥控 指令 。 

水 污染 物 指 进 


water pollutants 


和 人 水体 后 使 水 体 的 正常 组 成 和 性 质 发 


生 直 接 或 间接 存 害 于 环境 及 人 类 的 变 
化 的 物质 。 水 体 污 染 物 的 分 类 方法 不 


一 ， 坏 境 工程 党 是 依 沪 染 物质 或 能 基 | 


(如 热 污 染 } 所 造成 的 各 类 型 环境 问 
题 以 及 不 同和 药 治理 措施 对 水 体 污 染 物 
类 型 作 如 下 分 类 ;，(1; 病原 体 污 染 
物 ， 即 生活 污水 、 瘟 禽 饲养 场 污水 以 
及 制 草 、 洗 毛 、 眉 宰 业 和 医院 等 排出 
的 废水 ， 常 含有 各 种 病原 体 ， 和 如 病 
毒 、 病 获 和 寄生 虫 ; (2) 需 氧 物质 
污染 物 ， 即 生活 污水 、 食 品 加 工 和 造 
纸 等 工业 废水 ， 其 中 会 月 谈 了 水 化 合 
B. ZAR, We. ERSAN 
FB, TR MAD) PP BPS RAS FEE 
于 污水 中 可 通过 微生物 的 生物 化 学 作 
用 而 分 解 ，(3) 植物 营养 物质 污染 、 
石油 污染 、 热 污染 、 放 射 性 污染 、 有 
毒化 学 物质 污染 及 盐 污 染 等 。 

KG RBM remote sensing for wa- 
ter pollution MAES KEL, MRE 
PZ. BERTE hb iB rk 1 Ag Ht 
FER MR. IE AR AEE 
Se. RE Ae. BA. KEM 
海洋 的 污染 特征 ， 依 据 和 污染 的 总 体 分 
布 和 污染 源 的 位 置 ， 使 用 的 仪器 有 红 
外 扫描 仪 、 凶 光谱 扫描 仪 、 微 波 系 统 
和 激光 雷达 等 。 水 污染 遥感 是 利用 水 
中 物质 对 光波 和 电磁 的 发 射 特 性 ， 以 


BBY AS AT FS ER 
TEAR IM AR Tok Pd 


Py Bey OT LA) Fe OE ER, 
HFK ek RA AAAA Se 
术 离 子 探测 。 红 外 遥感 可 测量 水 温 并 
作出 大 面积 水 体 等 温 线 图 。 此 外 摄影 
可 侦察 水 表面 的 油膜 。 卫 星 迁 感 技术 
叮 追 踪 海 上 大 面积 油膜 物 动 的 方向 。 
其 优点 是 覆盖 面积 宽广 ， 有 利于 大 面 
积 的 油污 染 、 热 污染 和 污染 带 的 监 
测 ， 缺点 是 成 本 高 、 能 人 监测 的 项 目 较 
DA EXE ee 

7K RE BE BEE aqua-aystem gel 
column iAP 7k BEE k 
ERARRRR URE) 分 离 的 
色谱 福 。 因 为 水 系 凝 胶 色 谱 使 用 的 流 
SASK RR, BT, BER 
定 相 应 该 与 流动 相 具有 一 定 亲 和 和 性 。 
水 系 凝 胶 填 料 通常 是 将 水 溶性 聚合 物 
交 联 后 的 凝 胶 微 粒 ， 这 种 续 料 适合 于 
水 深 性 合成 高 分 子 或 天 然 高 分 子 
的 分 离 。 

AEA BMS LAK identifica- 
tion of soluble mimeograph ink #64 
T AEF ALA Poa Ee oy BK 
复 深 性， 又 具有 羟基 于 茎 胶乳 的 成 膜 
PEALE RHE. FESTA at bok He ak 
BF LL ROH FS EB, AE 
RR AARNE A OK HEE AER 
好 的 缺点 。 近 年 来 利用 粒子 设计 方 
法 ， 制 成 了 一 种 具有 核 壳 盘 乳胶 粒 结 
拘 的 羧基 丁 荃 胶乳， 具有 委 好 的 成 障 
性 、 光 闯 性 和 适宜 的 水 复 滨 性 。 用 这 
种 胶乳 配制 成 的 水 性 油 扔 印刷 的 印刷 
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BY, EAT EEF Bee ee A 
SRT AE ON RET AR SOR, RAH 


定 其 水 深 性 ， 册 鉴定 其 印刷 效果 , 以 i 


确定 尾 香 为 水 性 猩 垩 。 

FABRE: GE colorimetric method 
with salicylate acid — P H AGE E 
和 白质 会 量 的 方法 。 样品 中 的 蛋白 质 经 
SLBA LIFE RHR, TEA 
i AS At EEF TSK eR 
和 次 握 酸 钠 作 用 生成 蓝 色 的 化 合 物 ， 
在 660mm 波长 王 比 色 法 测定 样品 中 
ARR, THESEN RAAH 
SARs. 

KPEE water hardness 反映 水 的 
mak CF ye. BR) 特性 的 
一 种 质量 指标 。 钙 盐 、 镁 盐 含量 高 的 
WAKA KR. PRR KR ARK, 
表示 水 的 软 硬 程度 的 指标 称 为 水 的 硬 
条 。 水 的 硬度 最 常 采 用 EDTA BA 
定 法 测定 。 水 的 硬度 有 数 种 表示 法 ， 
一 般 是 以 1 百 万 份 水 中 会 1 份 CaCO, 
(Bf img: L) 为 ] BE; 也 有 用 1L 
KPE 10mg CaO 【或 了. I9mgMgO ) 
为 1 度 等 其 他 表示 法 。 水 的 硬度 又 分 
为 暂时 硬度 和 永久 硬度 两 种 。 前 者 是 
指 由 碳酸 氢 钙 和 碳酸 氨 镁 形成 的 硬度 
{ 毒 沸 时 因 分 解 生成 沉淀 而 被 大 部 分 
RE); 后 首 是 指 由 钙 、 代 的 稳定 的 
太 酸 盐 、 毛 化 物 和 磷酸 盐 等 形成 的 硬 
E, 者 第 时 这 部 分 硬度 不 能 除去 。 

KERAN water vapor distillation 
TEE FLAIR A RR HR 
组 分 ， 有 可 能 在 婚 于 它 的 正常 沸点 的 


REHAT, WERS, WENE | 
EZK, AILS. Bee 


MAT RETA. AT MRR TH 
TREAT METS RAIRE ea Mh F Se aD) 
样品 。 通常 使 用 水 作为 互 不 混 洲 的 第 
ZH, BTL PL AK RAR 
i, KAR UMMA AR, FB 
ETEN. AER MET, EBA 


| SERCO OY REAL oR FRB OE LB AE 


in, RRMA. BSS. 4A 
KESAR RAL. 

7K tht HE water quality as- 
sessment index 评价 水 质 的 一 种 指 
标 。 是 一 -种 以 水 质 的 化 学 监测 值 为 主 
的 监测 指标 评价 方法 。-- 种 是 单一 参 
SOPH, AMERA (DO) 和 生 
化 圳 气量 (BOD) 进行 评价 ; 另 一 
种 是 多 项 参数 评价 法 ， 邯 将 选用 的 评 
价 参数 综合 成 -- 个 概括 的 指数 值 来 评 
价 水 质 ， 也 岂 做 指数 评 和 价 法 或 数学 模 
式 评价 法 。 应 用 的 指数 有 两 种 : 一 种 
BE HM 4 RF 4D A BD BK, 
5. L Ross 的 水 质 指数 (WOI 选用 
BOD, AM. BPM DO 等 项 作 
为 评价 参数 。 水 质 指 数 芍 计算 
公式 为 

之 分 数值 
re =S iiie 

APA A a aE MEEA, E 
国 在 1974 E ok OEP eS 
指数 ,这 类 指数 已 有 7、8 种 。 这 种 
类 型 指数 适合 评价 水 质 污 染 。 计 算 方 
法 是 选 定 着 干 评价 参数 ， 将 各 参数 的 
实际 浓度 (e) 和 其 相对 应 的 评价 标 
WEEE (5S.) 相 比 ， 求 出 各 参数 的 相 
对 质量 指数 c,/5;， 热 后 求 总 和 值 


WOl => S 


642 shui 水 顺 


WO 数值 大 表示 水 质 差 ， 数 值 小 表 
TRIKE, 

水 质 污染 监测 
pollution 简称 水 质量 测 . 指 监 视 和 
测 证 水 体 中 污染 物 的 种 类 、 各 类 污 集 
物 的 谊 魔 及 变化 趋势 .评价 水 质 状况 
的 过 程 。 监 测 范 围 二 分 广泛 ， 包 括 未 
被 污染 和 已 受 污 染 的 天 然 水 【 江 、 
i], 湖 、 海 和 地 下 水 ) 太 各 种 各 样 


monitoring of water 


的 工业 排水 等 ， 主 要 蚊 测 项 日 可 分 为 ， 


PAE: 一 类 是 反映 水 原状 况 的 综合 
指标 ， 如 温度 、 色 度 . ME. pH 值 、 
电学 率 、 悬 泽 物 ， 溶 解 氧 、 化 学 和 再 氧 
量 和 生化 需 气 量 等 ; 另 一 类 是 一 些 有 
毒物 质 WA. A. OR. OR, 
多、 饮 和 有 机 农药 等 。 为 客观 地 评价 
江河 和 海洋 水 质 状 况 ， 除 上 述 监 测 项 
Boot, 有 时 需 进 行 流速 和 流量 
的 测定 。 

水 质 自动 监测 系统 
automatic monitoring sysiem 是 对 公共 
水 域 或 污染 源 水 污染 状况 进行 连续 济 
定 和 现场 实时 记录 的 装置 。 它 一 般 由 
取样 、 测 试 种 信号 处 理 三 部 分 组 咸 。 
取样 通过 将 传感器 与 采样 器 一 起 直接 
安装 在 水 体 中 完成 。 监 测 参数 通常 有 
水 温 、 流 球 、 流 量 、pH 值 、 电 导 率 、 
HRR, RAF. MET., WER, 
1 MH (COD), BARR 
(TOC) 等 。 传 感 器 随 调 试 的 参数 不 
同 而 不 同 。 信 和 号 处 理 部 分 主要 完成 数 
BRR. HH. ER, RETE 
功能 ， 可 连续 自动 地 进行 监测 、 信 和 党 
处 理 和 数据 传输 

MAGE HR paramagnetic resonance 


water quality 


TEFA A. HT Mm 
共振 条 。 

MERA paramagnetic shielding 
当 核 外 电 了 云 呈 非 球 形 时 ， 此 种 电子 
环流 产 牛 了 各 处 鲜 性 的 局部 磁场 ， 某 
种 程度 上 阳 骨 了 电子 去 的 自由 转动 ， 
或 者 说 在 磁场 的 诱导 下 使 基态 电子 捧 
AAAS A RAT Bp a T R 
HA 0, SEI oh Ie) 
(和 同 向 ) 使 场 强 增 加 ， 这 种 屏蔽 称 为 
MRR MLA OPA TE Rp. 等 
非 妹 型 电子 云 以 及 邻近 存在 着 双重 化 
学 键 时 ， 对 核 表 现 为 顺 磁 屏 殴 效应 ， 
EA NMR 峰 移 向 低 场 或 高 频 
A, 

顺 磁 性 ”paramagnetiam 介质 在 外 
Ga}, BANE DA kA e 
化 ， 当 除去 磁场 后 磁化 消失 的 磁性 称 
AE. ERRETEN -A HAR 
配对 电子 的 原子 (离子 }、 分 子 或 者 
RAF REBT AAA RF OR 
F), OF PRES, AEA 
RARE. BRAC S| 
Ake (APOE) 磁 矩 之 间 没 有 相互 
必用 ,或 者 与 热 送 动 相 比 相互 作用 的 
AE ET RAZR RAY, ee BK 
PARAL, ZEA. TEE 
H. SERER Pep eee 
向 PE ae A [a A SEE FP 
FES, ZUR ARE BT 
SRS TEAR, MT ie eo OA 
T) RI TEREE. RARE 
FERE ES Hy B,C y 
HEH. MEHEKA — 
居 里 规则 随 着 温度 的 上 升 而 减 小 。 许 


ERE So 4? 


SHES RMT (离子 ) 因为 核 外 
df BFW, ERARA 
Fe AG A ES EAGLE Reh PRA 
RHEA B A ML AE I. 

WAR E T eit Oe 
inductively coupled plasma spectrometer 


PRAF ICP 和 光谱仪， 二 要 功能 是 在 


sequential 


计算 机 控制 下 连续 地 查找 分 析 线 峰值 
并 佑 次 测 其 其 强度 ， 它 是 多 元 素 顺序 


LS} AT SE. ECS hE 
ae. PER. SR FRM. AER 


统 、 供 气 系统 、 测 光 装 置 和 计算 | 


机 组 成 。 
顺序 注射 分 析 


sequent injection 


analysis; SIA FE ING TERA E : 
| 时 刻 ， 通 过 电极 的 电流 。 


(Ruzicka) FIR AKZR (Marshall) 提 
出 的 ， 系 由 FIA 技术 演变 而 来 。 首 先 
是 将 进 样 交换 成 多 路 选择 赔 ; 其 次 是 


HEPA ROB LEN AR ELE | 


KARRAS: FRASER 
Aa eS RS, ORR 
PU AE RAL SE-B F A Bh 
fe. AREF TE. PROSSER 
ShARH, A eee A N 
置 ， 包 描 若 干 试 样 端 、 几 个 试剂 端 和 
LIE, ANSE A oy AFE A 
不 同 通 道 采集 一 定 体积 的 试 样 和 试剂 
的 区 带 到 储存 管 中 ， 然 后 将 这 些 溶液 
区 带 经 转移 管 推送 到 检测 器 。 其 间 由 
于 径 向 和 轴 向 分 散 ， 导 致 区 带 互 相 涂 
透 和 交融 。 兆 全 和 反应 并 形成 反应 产 
物 。 在 樟 测 器 中 可 得 到 与 FIA 中 类 似 
的 信号 。 

i) BFR AR 


matrix effect 


moment jon 


FP Ba Sa BE 52 Fa 


ESTHET, ey SE PTI 
HERA, PRAM SSK. SRR Ah 
组 分 从 进 样 点 到 探测 点 迁移 过 程 中 ， 
在 某 -- 时 间 间 陋 通 上 一 个 不 同 组 成 的 
基体 区 带 ， 这 个 离子 基体 区 带 就 将 对 
样品 组 分 产生 影响 ， 使 它们 的 消 度 发 


， 生 瞬 时 灾 化 ， 从 而 选择 性 则 影响 溶质 


EEA RBA ATA 
效应 。 

是 时 电流 instantaneous current 
(1) 在 滴 未 电极 上 ， 了 瞬时 电流 是 指 
从 前 一 未 滴 下 落 的 时 刻 算 起 ， 到 时 间 
:那个 时 刻 ， 通 过 电极 的 电流 。 (2) 
在 任何 电极 上 ， 租 时 电流 是 指 从 电解 
开始 的 那 一 时 刻 算 起 ， 到 时 间 + 那 一 


BARTER instantaneous rate of flow 

在 极 谱 学 中 , KR ( 或 其 他 液态 金 
属 的 ) WERE: (s) HAR (或 
Ei RESA A) 滴 质 量 的 增 
KER, 

EHE prompt fluorescence 与 
EEKEREN, — PRR 
eS BSR. ILEK., 
速度 很 快 (速率 常数 为 1 ~ 
10%s ?) ， 元 称 为 瞬时 荧光 。 

WEES Snyder sol- 
vent strength parameter 物质 在 固体 


| 表面 上 吸附 是 一 个 复杂 的 过 程 ， 涉 及 


各 种 分 子 闻 相互 作 几 。Snyder 用 一 个 
普遍 的 方程 来 表达 深 质 i 在 吸附 前 与 
情 性 溶 齐 之 间 的 分 配 

Ig( K,), = IgV, + EC(S — Ae) 
AH, (KL), ARM ARES 
H CRAP) SHC CES 
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i) 之 间 分 机 系数; 为 吸附 剂 体 | 


AA; E, AUR A de ta Hea, SY 
FPA A Bc BE 4, 为 蒂 质 所 
需 的 吸附 剂 表 面积 : # 就 是 溶剂 在 
指定 吸附 剂 表 面 上 的 斯 条 德 溶剂 强度 
参数 。 对 不 阿 的 吸附 市 E KEL A 
如 : fare = O TE mae + nra = 
0. 58a s Egy =O 52g HEA 
ERRA, Soyder 研究 了 不 同 浴 剂 
的 Em， DTK. E 包含 吸附 剂 与 
溶剂 之 间 的 所 有 可 能 的 相互 作用 ， 是 
一 种 溶剂 极 性 大 小 的 标 度 之 一 。 斯 奈 


德 溶剂 强度 参数 广泛 用 于 吸附 分 离 ， 
吸附 色谱 ，TLC 中 对 溶剂 极 性 的 
选择 。 


0. 58 |0. 65 |0. 82 10, 95 


Enee 0. 


斯 塔 克 变 宽 Stark broadening H 
斯 塔 克 效 应 引起 的 谱 线 变 宽 。 分 -级 
斯 堪 克 恋 宽 和 二 级 斯 塔 克 变 宽 ， 二 级 
斯 塔 克 残 应 不 仅 引 起 谱 线 变 宽 ， 还 使 
谱 线 产生 位 移 。 在 火焰 原子 化 器 、 空 
心 亲 棚 灯 和 无 极 放电 灯 中 ， 斯 塔 克 变 
宽 可 以 忽略 不 计 。 

斯 塔 克 效 应 Stark effect 在 外 电 
场 作 用 下 原子 或 分 子 的 能 级 产生 分 裂 
和 称 位 的 现象 . 1913 年 斯 塔 克 在 
105V ， 
察 到 握 原 子 巴 苹 未 钱 的 明显 的 分 烈 现 


om RRM. HAER | 


象 。 电 场 对 氨 原 了 和 其 他 原子 的 作用 
BAR. AR TRAPPE AST 
零 ， 其 光谱 线 在 电场 中 的 分 裂 源 于 氢 
原子 的 电 个 极 抢 与 电场 本 身 的 作用 ， 
斯 塔 克 效 应 与 电场 强度 成 正比 ， 称 为 


| 线性 斯 增 克 效应 或 一 级 斯 塔 点 效应 ; 
， ARP RRS PS HRT 


电场 牛 的 分 型 源 于 电场 感 生 的 电 侦 极 
短 与 电场 本 身 的 作用 ， 在 电场 中 的 附 
加 能 AE 与 极 化 率 和 电场 强度 平方 成 
正比 ， 称 为 并 方 斯 塔 克 效 应 或 -级 斯 
塔 克 效 应 .， 二 组 斯 塔 克 效 应 不 仅 引 起 
谱 线 变 宽 ， 还 使 谱 线 产 生 位 移 。 

斯 托 克 斯 散射 Stokes scattering 
当 单 色光 光子 与 分 子 相互 作用 时 ， 车 
SAAR ERE, HEF SAT ZAR 
ARE AEM . MEP RIE TESA 
el, BUTEA EET BR eRe 
wa SSS, RA tes ee 
动能 ， 由 此 光子 的 频率 相应 地 减 小 ， 
这 种 散射 现象 称 之 为 斯 托 克 斯 散射 。 
因为 这 种 散射 现象 是 1928 年 印度 物 
理学 家 拉 曼 首次 发 现 的 ， 故 常 称 之 为 
斯 托 克 斯 拉 曼 散射， 篇 称 拉 显 散 射 。 

斯 托 克 斯 位 移 Stokes’ chit ”物质 
中 被 光 激 发 的 电子 在 从 激发 态 回 到 基 
态 发 光 之 前 ， 会 与 周围 环境 中 的 原子 
发 生 作 用 ， 使 其 激发 能 的 一 部 分 以 热 
或 其 他 形式 发 生 非 辐射 失 活 ， 因 此 产 
生 能 量 差 。 这 种 激发 光 与 发 光 之 间 的 
能 量 差 称 为 斯 托 克 斯 位 移 。 无 斯 托 克 
斯 位 移 的 共振 发 光线 与 斯 托 克 斯 线 的 
强度 比 ， 取 决 于 激发 电子 与 周围 原子 
CRS isan) 相互 作用 的 大 小 ， 

斯 托 克 斯 艺 光 Stokes’ fluorescence 


死 四 si 645 


由 于 斯 托 克 斯 效应 ， 一 般 荧 光 前 发 射 | 择 空 气 【 或 甲烷 ) 作为 不 被 男 定 相 


该 长 总 是 出 现在 比 激 发 光 更 长 的 波长 | 
处 【能 量 更 低 )。 为 了 与 反 斯 托 克 斯 | 
i 时 间 也 就 是 空气 的 保留 时 间 。 


FIA RS, HARE ASHE 
斯 获 光 。 和 参见 斯 托 克 斯 位 移 条 。 

死 区 域 _dead zone 指 芭 谱 术 填充 
后 在 柱 管内 固定 柑 颗 粒 问 所 剩 留 的 空 
fa], ARENA GaP RR, 在 气 
HAD, 2 -- SAMAR RAS 
RHE GE Ss AE ES BA 
SEHRI MA, AMR 
域 。 死 区 域 的 存在 影响 分 离 误 率 ， 故 
在 计算 色谱 柱 的 有 效 福 效率 时 必 
须 扣除 。 

死 时 间 dead time 计数 类 检测 器 
在 产生 一 次 放电 后 ,恢复 到 正常 接收 
状态 所 需要 的 、 极 短 的 时 间 同 隔 ， 在 
此 时 间 内 检测 器 不 能 对 尾 何 信和 号 产生 
响应 ; 或 者 是 从 进 样 到 检测 器 产生 响 
应 的 时 间 灌 后 。 不 同学 科 领 域 死 时 间 
Ae LA PAST, TEX 射线 分 析 中 
是 指 X 射 线 检测 器 在 接收 一 个 处 射 
RETZE, HERAA X 
RAT ERAAN, BAR 
Sa. TEM RE. PE SO 
计数 器 等 的 死 时 间 不 同 。 在 NMR 中 
死 时 间 是 脉冲 傅 星 叶 变 换 NMR 脉冲 
序列 中 的 一 个 时 间 参 数 。 它 指 每 当 施 
加 一 个 脉冲 过 后 接收 器 因 脉 证 冲击 而 
产生 的 丛 塞 状态 恢复 到 正常 工作 状态 
所 需 的 时 间 ， 一 般 需 要 5 ~ lOp, A 
些 NMR 谱 仪 可 达 2ha。 在 色谱 分 本 
中 死 时 向 是 指 不 被 图 定 相 吸 附 或 游 解 
的 组 分 在 通过 色谱 柱 死 体积 时 所 运行 


的 时 间 。 例 如 在 气相 色谱 中 ， 一 般 选 | 


吸附 或 党 解 的 组 分 ， 测 定 它 从 进 样 开 
始 到 柱 后 出 现 浓 度 最 大 点 的 时 间 ， 死 


死 体积 dead volume M Vu ÆR, 
是 指 色谱 柱 在 填充 后 柱 管内 固定 相 颗 
粒 问 所 剩 留 的 空间 、 色 谱 八 中 管 路 和 
接头 的 空间 以 及 检测 器 的 空间 的 总 
A, HERRE ARAH, BE 
HEREKE. FR ee 
择 共 -~ 不 参与 色谱 过 程 的 物质 (如 
空气 ) ， 测 定 其 通过 色谱 杜 后 的 出 峰 
时 间 ( 死 时 间 )。 死 时 间 与 流动 相 流 
速 的 乘积 则 为 死 体 积 。 参 胸 死 区 域 条 
ANSE BH fal . 

MAM tetragonal system ”一 种 
中 级 晶 系 ， 晶 体 所 属 点 群 的 特征 对 称 
性 是 在 一 个 方向 上 共有 四 重 对 称 轴 。 
四 方 品系 的 品 胞 做 数 之 间 的 关系 为 
a=b#e, a=f=y=90°, HERA 
Oy EO ETc Hh. TR 
有 两 种 可 能 的 布 拉 维 格子 一 一 四 方 简 
单 格 子 和 四 方 体 心 格子 。 

aR RS ATM quadrupole 
mass analyzer 一 种 被 广泛 使 用 的 质 
谱 仪 分 析 器 。 由 两 组 对 称 圆 柱 形 或 双 
A AS aR HR ES AN. 
电压 和 射频 电压 [+ CU + 
Vcosex)]。 相 对 的 两 个 电极 电压 相 
同 ， 相 邻 的 两 个 电极 上 电压 大 小 相 
等 ， 极 性 相反 。 带 电 粒 子 射 人 四 极 杆 
形成 的 高 频 电 场 中 . 在 场 半 径 根 定 的 
空间 内 据 莲 。 在 一 定 的 电压 和 频率 
下 ， 只 有 一 种 质 荷 比 药 离 子 可 以 通过 
四 极 杆 达到 检测 器 ， 其 余 离 子 则 因 概 
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幅 不 断 增 大 ， 撞 在 电极 上 而 被 “过 
He” Pa, PA ee op ae OO pI R 
渡 质 器 。 利 用 电压 或 频率 扫描 ， 症 以 
检测 不 同 质 荷 比 的 离子 。 

四 极 杆 质谱 位 
spectrometer; QMS 质谱 仪 的 -种 。 
EREHE Eemi ABEM 
PH ERIPUIT. H E Mi- a e, EE. 
施加 到 具有 双 曲 而 或 回 柱 形 的 4 根 平 
行 电极 杆 上 ， 进 人 四 极 杆 的 离子 、 在 


quadrupole mass 


高 频 电 场 中 扰动 并 向 前 送 动 ， 只 有 对 


应 下 某 特 定 频率 的 离子 振幅 合适 ， 最 
终 可 以 通过 四 朴 杆 达到 检测 器 而 
被 检测 。 

FA EE (j) tetrameihylsilane; 
TMS NMR 浏 晤 中 使 用 最 多 的 化 学 


位 移 基准 物 。 结 构 式 为 (CH) ,5i 。， 


常温 下 液态 ,无 色 透 明 , 沸点 
26.3C, BHA, BR, tS ate. 
易 溶 于 大 多 数 有 机 溶剂 ， 难 溶 于 水 ， 
是 非 极 性 化 人 台 物 。 它 的 12 +> RR 
a, RSH, ELS 
单 吸 收 峰 。 由 二 与 CC 都 受到 较 大 
KAR, FE NMR iP — eS 
的 NMR 谱 峰 都 出 现在 它 的 左边 ,化 
ees Bi. CR, € 
不 与 试 样 反 应 ， 不 会 干扰 试 样 的 谱 
E, ZA E'H Bike ih KB 
6('H) =0. 0 He aPC) = 0,” Si 
HEP 6¢"Si) =0. 在 试 样 中 加 入 少 其 
TMS HAAR. ER RIE, BE 
RE, FPR. ER oR 
存 ， 且 远离 火花 ,冰箱 照明 灯 继 电器 
务必 移出 箱 外 ， 以 免 爆 炸 。 
POI SE Fot. — FA ea 


lithium tet- 


1 
i 


racyanoquinodimethane; Li-TCNQ 

种 稳定 的 自由 基 ， 作 为 ESR 测试 时 
的 标准 样品 ， 常 用 十 确定 样品 的 上 g 
fA. Li-TCNQ 粉末 样品 的 8 ff 
3% 2, 00252, 


NC CN 
Li' a nd 
| NC 7 CN | 
PMMA four circle goniometer 


用 于 测定 单 品 样 总 及 其 衍射 线 在 空间 
中 指向 的 仪器 设备 。 以 射线 源 的 


| 发 射 窗口 中 心 、 测 角 八 各 轴 的 交点 和 


检测 器 接收 狭 库 中心， 三 点 构成 测 角 
RAAE ey. BAe Be 
EETIKA © PL, p ME 
直 于 * 轴 ,并 装 在 可 以 沿 着 * 圆 转 动 
RRS bk. OX. o 三 个 轴 在 空间 
交 于 一 点 ， 当 样品 中 心 与 交点 重合 
时 ， 测 角 仪 为 样品 提供 一 个 三 维 自 由 
产 ， 使 样品 的 任意 一 条 和 全 射 线 都 能 落 
在 佼 器 的 赤道 平面 上 。 检 调 器 安装 在 
与 多 同 轴 、 但 可 以 独立 转动 的 28 轴 
上 上 ， 从 而 可 以 检测 和 记录 落 在 赤道 平 
和 面 上 的 衍射 线 的 强度 。 记 录 每 条 衍射 
组 的 最 强 点 处 四 个 轴 各 自 的 角度 值 ， 
也 郎 是 记录 了 入 射线 的 方向 。 
Mft four circle diffractome- 
用 于 确定 单 晶 样品 的 街 射 方向 
和 收集 衍射 强度 数据 ， 进 历 测 定 萌 体 
结构 的 单 晶 入 射 仪 。 由 X SRE. 
王 贺 测 角 仪 、 检 测 系 统 以 及 用 于 控制 
位 器 和 人 处 理 数 据 的 计算 机 所 组 成 ， 其 
BOOBS AGA MAY, ITZ. 
以 X 射线 源 的 发 射 窗口 巾 心 、 测 角 
BAREH EA HA BS BS BE ye Bh 


ter 
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心 ， TAAR EI A E 四 
圆 测 角 仪 的 Y 圆 装 在 垂直 于 赤道 平面 
AY aw Ht, p BORE TX M., RE 
TURE AP OAMERS LT, $. 
X, 名 三 个 轴 在 空间 变 二 -点 ， 当 样 
品 中 心 与 交点 重合 时 ， 为 样品 提供 一 
个 三 维 自 由 度 ， 梧 样品 的 任意 --- 条 和 祥 
射线 都 能 落 在 仪器 的 赤道 平面 上 。 检 
测 器 安装 在 与 名 AAi. 但 可 以 独立 
转动 的 28 轴 小 ， 从 而 可 以 检测 和 记 
录 落 在 杰 道 平面 上 的 衍射 线 的 强度 。 
记录 每 条 衍射 线 的 最 蝇 点 外 四 个 轴 各 

自 的 角度 得 ， 也 即 是 记录 了 入 射线 的 
方向 。 

WEHAH feedatuff analysis  %f fil 
料 和 党 养 成 分 的 测定 。 包 括 饲 料 混 合 均 
本 度 测定 ， 水 分 分 析 ， 粗 脂肪 分 析 ， 
总 糖 、 非 还 原粮 和 还 原 糖 测 定 ， 注 粉 
TERE. HEAT AAAS 
定 ， RRERLORE. DRS 
HE., H., H., PARP ARH 
等 。 饲 料 中 必 检 项 目 包 括 水 分 、 粗 脂 
肪 、 粗 纤维 、 粗 重 白 、 相 灰分 、 无 扰 
BUR Ca, P, Za SP OME 
等 的 分 析 控 验 。 此 和 外， 还 包括 饲料 添 
吉 旗 的 分 析 浏 定 。 人 饲料 有 机 营养 成 分 
可 用 近 红 外 谱 法 测定 、 色谱 法 、 紫 
外 :可见光 谱 法 等 测定 ， 无 机 成 分 洒 
FART RHE. ICP-AES $E. t 
料 分 析 也 可 用 化 学 分 析 方 法 。 

fe RMR microscopic 
examinalion of animal feeds 3% FA SB M 
镜 对 饲料 进行 结构 鉴别 、 温 合 比 例 、 
BRR RES, AMAA Re 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


征 的 好 微 镜 有 了 商 种 ,一 种 是 复式 最 微 
H (compound microscope). 34 -— fF 
E orf E Gk (stereomicroscope ) n 
第 -种 用 于 鉴别 饲料 内 部 结构 ， 第 二 
种 用 于 鉴别 外 部 结构 。 显 微 图 片 不 仅 
REBEL AT A BD RB RPE CFE AK 
颜色 和 组 分 的 密度 }， 还 能 反映 饲料 
的 挫 假 情况。 此 法 在 检验 检疫 部 门 ， 
用 于 成 分 复杂 的 饲料 样品 的 鉴别 。 

HA R-F RE hematoxylin- 
eosin staining ”病理 组 织 切 片 常 规 染 
色 法 .也 适用 于 脱落 细胞 学 中 肿瘤 细 
AR, SRA A, SAR 
的 标本 和 细胞 切片 观察 组 织 层 ， 细 上 胞 
核 呈 深 蒙 色 ， 胞 桨 染 成 红色 。 

ESA differential reac- 
tion-rate kinetic analysis 根据 各 竺 测 
组 分 反应 速度 差 进行 多 组 分 同时 测定 
HFR. Bee oH Re 
成 、 Si-m, Hk (MM. 
抑制 ) . a. SRA. SRR. E 
RR. PRAM. Hee, 
并 结合 胶东 介质 、 调 整 酸度 等 化 学 措 
施 来 扩大 待 测 组 分 间 反 应 速度 差 ， 从 
而 提高 方法 的 选择 性 。 一 些 用 热力 学 
方法 难于 实现 的 多 组 分 测定 ， 用 动力 
学 方法 就 容易 得 多 

速 差 动力 学 分 析 法 differential re- 
action-rate kinetic analysis 动力 学 分 
析 法 的 一 个 重要 分 支 。 它 基于 各 组 分 
与 同一 试剂 反应 速率 的 差异 ， 可 不 进 
行 预先 分 离 而 实现 相似 组 分 局 时 测定 
的 方法 。 这 是 由 于 反应 的 活化 能 和 速 
率 常数 在 很 大 程度 上 取决 于 反应 所 形 
成 的 活性 中 闻 体 前 结构 ， 所 以 结构 上 
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有 微小 差异 的 反应 物 将 可 能 以 明显 不 
同 的 速度 进行 反 虚 。 速 差 动 方 学 分 析 
可 采用 形成 、 氧 化 -还 原 、 惟 化 {也 
ERA. We) 、 分解、 缩合 、 金 属 
置换 、 配 位 置换 、 协 同 芋 取 、 光 化 学 
反应 等 ， 并 结合 胶 束 介质 、 调 整 酸度 
等 化 学 措施 来 扩大 待 测 组 分 间 反 应 速 
EZ., 从 市 提高 方法 的 选择 性 。 此 
Sb, TEBE. PARIS A ef ERA 
的 影响 亦 较为 敏感 ， 通 过 这 些 条 件 的 
优化 ， 可 进一步 扩大 各 组 分 反应 速率 
的 差异 。 

速度 聚集 velocity focusing 离子 
束 从 离子 源 加 速 引 出 时 。 mz 值 相同 
的 离子 束 ， 初 速度 可 能 会 有 微小 的 差 
异 ， 或 者 说 具有 不 同 的 能 量 。 通 过 某 
类 装置 ， 合 具有 不 司 的 能 量 离子 在 空 
癌 特 定 的 点 集 焦 .或 者 是 在 同一 时 间 
到 达 飞 行 时 间 质 谱 仪 的 漂移 管 空间 的 
特定 位 置 ， 此 称 为 速度 聚焦 。 

速 调 管 ”kilystron HAP Re 
种 产生 微 恋 的 真空 管 。 其 基本 构造 原 
理 如 大 图 所 示 。 电 于 从 阴极 发 出 后 ， 
经 腔 电 压 V, 加速 ， 奔 向 与 谐振 腔 相 
FEN AR, W E TY RA eS 
极 ， 接 负电 压 ， 电 子 穿 过 顶棚 继续 向 
前 时 ， 遗 到 反射 极 的 作用 而 减速 
《 即 速度 被 调制 ， 故 称 为 速 调 管 ) ， 
于 其 发 生 电磁 波 的 辐射 HEATER 
E., RE MB (Bee 
子 }， 有 具有 一 定 的 共振 频率 ， 当 电磁 
法 辐射 进 人 人 时， 使 激发 起 这 种 频率 的 
Re. 谐振 腔 中 有 一 类 似 于 接受 天 线 
BOAR SR a PAE A ae ke EA, 
而 在 同 轴 线 中 心 导 体 上 产生 交 变 电 


Mi. Wh EAA Ah 
SY E e SB B ESE E PR, 
腔 体 积 的 方法 而 调节 。 输 出 功率 一 般 
HLT TZAILEA 一 般 在 微波 
仪器 中 的 微波 源 多 是 速 调 管 , 但 现 也 
有 用 固体 微波 源 联 氏 二 极 管 伐 兰 。 


反射 极 


SR plastic ppm VRS 
Fo AR RS RA a 
高 压 输液 菜 。 在 离子 色谱 中 ， 经 常 使 
用 强酸 性 或 强 碱 性 流动 相 , te 
ARIE. MERRIEN 
离子 成 分 的 分 析 有 影响 ， 所 以 在 离子 
色谱 中 已 逐步 用 全 塑 泵 代替 金属 汞 ， 
连 色谱 柱 管 材料 也 开始 使 用 塑料 。 

M88) FEM plastic autoclave 38 
ETARE., Ek RE ee 
JETT Rg tO See PZ, HE 
E., SMELL AR RE, FT i eB 
200%, BYEZ] 0.5MPa, SEEME 
及 一 般 矿物 效果 甚 佳 。 特 点 是 可 防止 
HARA, TAWEN, RES. 
WARNEN, FAHR, 

MG traceability X PREM 


| 性 。 通 过 连续 的 比较 链 ， 使 -个 测量 


结果 或 计量 标准 的 量 值 能 够 以 给 定 的 
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不 确定 度 与 国际 或 国家 基准 联系 起 来 


的 特性 。 湖 源 是 匡 值 传递 的 逆 过 程 ， 


目的 是 保证 量 值 的 统 - -和 准确 。 这 种 ， 
ARRAS L E RIER oe ae | 


(例如 安培 )， 无 基 纳 的 质量 分 数 ， 


定义 的 标 度 {例如 pH 或 硬度 ) 或 在 ， 
国家 ， 国 际 慰 准 中 所 描述 的 一 种 方 | 


法 。 如 果 起 物理 特性 慰 准 物质 ， 通 过 
既 国 家 计 基 实验 室 校 准 的 仪器 ， 或 通 


过 涛 源 到 国家 计量 实验 室 的 仪器 , 通 


常 可 糊 源 到 国际 单位 制 ( 拭 单 位 
制 )。 对 于 化 学 成 分 标准 物质 建立 渭 
海 性 则 比较 国难 ， 因 为 一 种 化 学 成 分 
的 测定 需 经 过 取样 、 洲 和 解 、 分 离 富 集 
和 测定 等 一 系列 的 操作 过 程 ， 每 一 个 
操作 过 程 部 是 半 源 链 中 的 一 个 环节 ， 
都 带 有 白 身 的 不 确定 度 。 只 有 正确 地 
评定 了 每 … 个 环节 的 不 确定 着， 才能 
使 所 测定 的 化 学 成 分 量 值 滴 源 到 相应 
的 5 基本 单位 。 任 何 标准 物质 的 量 
AERAR, IRER 
M., EE ge HAr EB 
实现 。 

酸度 调 筷 剂 acidity regulators 7K 
称 pH 调节 剂 。 是 用 以 维持 或 改变 食 
MMA, ES AWA 
的 品质 所 需 的 酸化 剂 、 碱 剂 以 及 具有 
SR ah HE FR AS Eb, 

酸 碱 滴定 法 acid-base titration 
method 又 称 中 和 滴定 【neutralizm- 
tion titration method), AH E 81 PK HE 
BRR AT an EEO Se EP RUE 


酸 或 成 的 容量 分 析 法 。 当 用 标准 碱 溶 | 


TTA RE PRT PRAE BK ( acidimetry ) ; 
当 用 标准 酸 溶液 滴定 碱 时 称 碱 量 法 


(alkalimetry } - 

BOWE EERE theory of acid-base 
electrolytic dissociation ah $k Pa JE 
乌 斯 酸 碱 理论 。 基 于 1887 年 由 瑞典 
化 学 家 阿 个 尼 己 斯 提出 的 电离 理论 认 
为 ， 水 溶液 中 凡 能 电离 出 氨 离 于 
CH) 的 物质 称 为 酸 ， 防 能 电离 出 
氢 氧 根 离子 (OH) 的 物质 称 为 碱 ， 
酸 碱 反 应 的 实质 是 并 "与 OH -生成 水 
H:D 的 反应 。 这 种 理论 有 很 大 的 局 
限 性 ， 由 于 它 把 物质 的 酸 、 碱 性 质 的 


| 体现 ， 托 立 局 限于 物质 本 身 ， 而 未 体 


现 出 外 部 因素 对 物质 酸 、 碱 性 质 的 影 
响 ; 把 酸 碱 反应 仅 局 归于 水 蒂 臣 ， 从 
而 无 法 解释 许 儿 不 能 离 解 出 H* (或 
OH”) 的 物质 的 可 (R) 碱 性 质 ; 
大 量 有 机 碱 〔 如 胺 类 ) 的 碱 性 ; 亦 
FORE SA PR., ARRA 
RF RE 

Hk EMER determination 
of fat by acid hydrolysis method 测定 

崩 肪 含量 的 一 种 方法 。 将 样品 与 盐 
ROR TE 70 ~ SOT 7k H HFK 40 - 
SOmin KR., AZ, BER T ih aE RK 
脂肪 ， 干 燥 后 得 脂肪 含量 。 此 方法 适 
用 于 固 栖 、 液 体 样 品 ， 可 测 得 游离 态 
SEAB, GAWENE. A 
ASHE SO. EPERE 
AAT RRS RMF o 

MEH acid wash ”对 载体 进行 印 
化 处 理 的 一 种 方法 ， 主 要 用 来 除去 载 
体 表面 的 铁 等 金属 上 氧化 牺 杂 质 。 酸 洗 
载体 常用 于 分 析 酸 类 和 醒 类 化 侣 物 。 
有 具体 做 法 是 将 载体 用 6mol + LYSE 
屋 在 加 热 的 条 件 下 漫 泡 20 ~ 30min, 
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然后 用 自来水 冲洗 至 中 性 ， 放 和 烘箱 | 
| AE MRR, AROS 
结合 滴定 法 | 


PHTH RD a REA.. 
BBS RF acid effect 
中 ， 将 由 于 上 存在 而 使 瑟 位 体 L 因 
形成 HLGi=1,2,:',n} SR LE 
浓度 降低 ,使 其 参加 主 反应 能 力 降低 


的 现象 , 称 为 酸 效 点 。 上 苹 效 应 的 概念 ， 


亦 用 于 处 理 共 他 平衡 问题 .例如 ,在 沉 
EF MARR Pa OH 与 沉淀 物 阴 
离子 形成 对 应 的 强酸 而 使 沉淀 浪 解 度 
增 大 的 现象 , 齐 称 为 酸 效 应 。 
酸 效 应 系数 
effect 
应 条 ) HB a HR HH 
数 , 用 eH) HFR, LAY EA REA fir fE BY 
其 他 弱酸 根 阴离子 ,amin; TATR 
计算 
aum =1+B [Ht +B EH]? + 


coefficient of acid 


RP, pi (i =1,2,-- nc) HL 形成 
HL BMS RRR PIB, 乒 为 
HiL 的 各 级 酸 离 解 常 数 。 
ERRER acid phospha- 
tase staining §RYIR AWA. E RE SH pi. 
3K AHS eT Fe Ae RE, TE 
酿 性 条 件 下 能 将 甘油 磷酸 钠 水 解 ， 释 
放出 PO 或 苯酚 AS-BI, Bp my mR 
ER. SRL, ATR 
fEATES oh, GUS Se RPE, 
Ae BLA PAE 4% HUE BI TEAL 
WY AY A SS A Hi Be SE -UE ya 


H S al Wt ( SS | 


胞 ， 前 者 强 阳 性 ， 后 者 阴性; 多 毛细 


酸 损 制 ， 对 此 病 的 诊断 序 重 要 意义 。 
PETER AR REAER acidic phosphate 
extraction 302830 HA A RE 
团 的 有 机 磁化 物 ， 主 要 是 通过 其 结构 
中 含有 的 -个 【或 两 个 ) ARTE 
水 秒 液 中 的 金属 阳离子 相互 交换 而 进 


| AFRA. MERRET KPREE 


较 小 ， 常 以 单 体 存 在 。 但 在 非 极 性 有 


WRAT, WERA RERE 


在 。 这 类 蔡 取 潭 在 与 金属 离子 形 战 络 
合 物 时 ， 由 于 它们 自身 的 缔 合 作用 ， 
结合 物 往 往 含有 8 RHE. AA 
其 在 有 机 相 中 衰 合 ， 它 们 对 金属 离子 


的 吾 取 机 理 比 获 合 上 蔡 取 更 为 复杂 。 


识 性 染料 比 色 法 acid dye colori- 
metry 在 适当 的 pH ET, APL 
类 (B) YT SARTH ARS 
子 ， 而 男 一 些 酸 性 染料 {常用 者 多 
ARB KS To) 在 一 定 条 件 
下 可 解 离 为 阴离子 ， 与 上 述 锚 阳离子 
定量 地 结合 成 有 色 的 绪 台 物 。 此 离子 
SAE SALA, M 
Ee FE BHR A SE Ba SR th RL 
释 出 的 与 有 机 碱 结 合 的 染料 的 吸光 
度 ， 即 可 测定 有 机 碱 的 含量 。 常 用 酸 
MA. TRA AAR, TRE., gH 
00, EIT., zincon, $KE S, MA 
MALM, TR. 

BATE SESE EF ERASE  detemination 
of acid detergert fiber FF 3, #2 BB RE HE 
F, AR ARES FRE 
PAB ROE FE Ge EPL 2h, ae, KR 


酸 算 随 sui 65) 


ADEM. PNW, 95 ~ OST MEE | 
后 即 为 酸性 洗涤 纤维 的 基 ， 试 样 中 的 


无 机 物 含量 叮 经 其 化 后 扣除 ， 中 性 洗 
RARE (NDF) 的 测定 值 与 此 法 测 
TAZE EREE. 

酸雨 分 析 analysis of acid rain & 
见 温 沉 障 的 测定 条 。 

AMER acid number and acid- 
Baa Rie (mg) 称 为 酸 值 ， 
以 KOH i}, 用 mg ' g 表示。 中 和 
100ml 油 品 中 的 酸性 物质 所 需 的 氨 氧 
ERRE (mg) PARE, L KOH 
it, Amg: m 表示。 酸 值 和 酸度 
Sala ae Aa. Binh Seah 
中 所 洛 有 机 酸 的 总 量 ， BER 
制 涂 庆 的 项 目 之 一 。 司 用 中 的 润滑 油 
酸 值 增 大 到 一 -定数 值 时 就 必须 更 换 。 

MH algorithm JARE -RE 
问题 而 精确 规定 的 一 系列 指令 和 运算 
oR, FER, Kee 
结果 。 


算术 平均 和 arithmetic mean 简 | 


称 平均 值 。 是 全 部 调 量 值 之 和 除 以 测 
量 次 数 


AP, X 是 单 次 测量 值 ; Xn kM 
BREATH. ESHER ES, A 
术 平 均值 是 -组 测量 值 中 出 现 概率 最 
大 的 值 ， 表 征 了 测量 值 的 集中 位 置 ， 
当 测量 值 数 月 足够 多 时 ， 测 量 伪 对 平 
均值 的 偏差 之 和 趋 于 零 ， 是 总 体 平均 


BALZER random variable 以 概 
率 取 值 的 变量 ， 其 值 依 一 定 的 概率 随 
机 出 现 ， 出 现 之 前 是 无 法 确定 的 ， 轴 
现在 某 一 范围 的 概率 是 一 定 的 ， 遵 从 


| SCALE. SPA OR LE E AE 


续 型 随机 变量 。 在 分 析 测 试 中 的 测量 


” 值 是 一 个 以 概率 取 值 的 随机 变量 ， 测 
， 量 值 在 某 一 范围 内 变动 ， 某 一 次 测定 
ity 中 和 1g 油 品 中 的 酸性 物质 所 需 | 


之 前 ,无 法 知道 会 出 现 什么 测量 值 ， 
但 测定 之 后 得 到 的 测量 值 是 确定 的 ， 


: 多 次 重复 测定 所 得 到 的 测量 值 遵从 统 
| HALPER, HAE Si, 随机 


变革 与 模糊 变量 的 不 确定 性 有 本 上 质 上 
的 区 别 ， 后 者 的 结果 亦 是 不 完全 确定 
的 ， 具 有 模糊 性 。 

随机 抽样 ”random sampling 一 种 
基本 的 抽样 形式 ,样品 总 体 中 每 个 样 
品 单位 被 抽 中 的 概率 相同 。 特 点 是 既 
排除 了 抽样 时 人 的 主观 随意 性 ， 也 排 
除了 大 的 主观 能 动 性 。 妆 总 体 变 异性 
大 时 ， 从 总 体 中 随机 抽 得 的 随机 样本 
的 代表 性 较 差 。 

MEHL randomization 存 一 组 测 
大 值 中 ， 每 个 调 量 值 都 依 一 定 概率 独 
立 出 现 ， 则 称 这 组 测量 值 的 出 现 是 随 
机 化 的 。 

MA a RM A - stochastic 
Liouville’ s equation 也 叫 刘 维 方程 ， 
是 统 计 物理 学 中 的 重要 方程 。 刘 维 方 
程 写成 算 符 形式 为 


i2 = 


值 总 的 无 偏 估计 值 。 因 此 ， 常用 它 来 | 其 中 刘 维 算 符 了 在 量子 力学 中 就 是 哈 


表征 测定 结果 。 


密 顿 算 符 芒 和 密度 矩阵 六 的 对 易 子 


ba =i A. p] 
CEE RIC. MOUSE APE, 


推测 在 脉冲 序列 作用 下 ， 磁 化 强度 随 
时 间 的 演化 ， 从 而 可 以 理论 上 解释 磁 


HRE, GAREA E. 

随机 脉冲 激发 
excitation 刘波 激发 脉冲 序列 是 相干 
的 ， 收 到 的 信息 可 简单 杰 捧 。 若 脉冲 
的 相位 ， 强 诬 或 间隔 至 少 有 一 项 是 随 
机 的 话 ， 这 种 脉冲 序列 称 为 随机 脉冲 
序列 ， 才 它 来 激发 自 旋 系统 就 是 随机 
激发 。 接 收 到 的 信息 应 该 用 豆 由 关 函 
数 进行 处 理 ， 然 后 经 侍 电 时 变换 后 使 


stochastic pulse for 


得 NMR 谱 。 理 论证 明 在 脉冲 功率 相 : 
同 的 情况 下 ， 随 机 脉冲 激发 与 方 波 脉 | 


PRA A MMA. 在 平均 功率 
相 网 的 情 宽 下 ， 随 机 激发 对 脉冲 强度 
的 要 求 大 为 降低 ， 脉 冲 宽 尊 可 更 罕 ， 


使 哲 发 版 谱 更 向 匀 。 
贿 机 区 组 试验 设计 randomized 
block design of experiment -种 试验 


设计 方法 ， 按 照 局 部 控制 的 原则 ， 将 
整个 试验 划分 为 苦于 级 (KA), TE 
同一 区 组 内 得 机 安排 各 因素 的 试验 顺 
序 。 它 的 优点 是 ， 在 同 - 芭 组 内 条 件 
ERHI, ROSE, SF HERR 
某 些 因 素 的 于 扰 ， 有 利于 判断 因素 效 
应 ; 随机 安排 试验 顺序 能 使 某 些 系 统 


误差 转化 为 随机 误差 ， 利 用 随机 误 关 | 
， 心地 你 正 出 一 套 腾 自治 的 解 。 就 音 套 


相互 抵偿 的 特性 ， 减 小 试验 误差 。 

随机 误差 random eror 由 于 测试 
过 程 中 诸多 的 素 随机 作用 而 形成 的 具 
有 抵偿 性 的 误 益 。 遵 循 统计 规律 ， 在 
才 次 重复 测量 中， 绝对 值 想 同 的 正 


出 现 的 概率 比 小 误差 出 更 的 概率 小 。 


i A PRILEP. ARAH EE 


MRE, SRR EFAA REPRE 
要 上 比 单 次 测量 值 的 随机 误差 小 ， 当 测 
插 次 数 趾 够 多 时 ， 测 基 的 随机 误差 的 
半 均 蔓 趋 向 于 零 ， 不 影响 测量 的 准确 
R. 它 使 测量 值 产生 波动 ， 影 响 测量 
结果 的 精密 度 。 随 机 误差 是 不 可 避免 
的 ， 可 以 设法 将 其 碱 小 ,但 不 能 完全 
消除 。 在 过 去 的 化 学 文献 中 ， 将 随机 
误差 称 为 偶然 误差 ， 这 种 称谓 往往 会 


”使 人 产生 误解 。 以 为 随机 误差 是 偶然 


产生 的 ,实际 上 随机 误差 是 不 可 趣 免 
的 。 表 鉴于 此 . 建议 不 要 使 用 偶然 误 
差 这 一 术语 ， 

BEHU random phase method 
晶体 结构 测定 中 破解 相 角 问题 的 一 种 
直接 法 。 符 号 附加 法 和 多 重 解法 等 有 
一 个 共同 的 缺点 ， 如 果 在 相 角 推导 的 
万 始 阶段 就 引信 了 锥 误 的 相 角 ， 则 必 
RPM TRB AMER. HRA 
基 尽 量 扩 大 起 始 套 中 衍射 的 数 月 ， 雇 
城 小 单个 错误 对 最 终结 果 的 影响 
(这 样 葵 的 代价 是 大 大 增加 计算 时 
间 ) ,我国 科 学 家 姚 家 星 提 出 的 随机 
HAA (RANTAN》》 将 这 一 思路 发 挥 
到 了 极致 除了 定义 原点 和 绝对 构 型 
的 衍射 以 外 ， 此 法 为 所 有 强 衍射 随机 
指定 一 个 相 角 值 ， 然 后 用 正切 公式 小 


解 而 言 ， 此 法 不 能 保证 其 正确 性 ,但 
在 反复 运行 之 后 所 得 的 几 十 套 解 中 ， 
- 般 冯 能 得 到 足够 好 的 解 ，RANTAN 


、， 在 日 前 流行 的 大 部 分 局 体 结构 解析 各 
负 误 差 出 现 的 概率 大 致 相同 ， 大 误差 


序 中 几乎 都 被 设置 为 建立 初始 晶体 模 


PEIER 653 


SUO 


型 的 默认 方法 . 
随机 因素 
可 由 许多 亲 能 的 水 平 中 随机 选取 的 因 
Ro A ie ot A A KKE ee, 
从 统计 工 去 推断 该 因素 尚未 试验 过 的 
其 他 水 平 的 效应 ,， 如 研究 钢材 在 谤 液 
HR oh. 从--- 批 钢材 中 随机 抽取 一 
些 钢材 米 进 行 试 验 ， 所 得 到 的 结论 适 
ATR met, 尽管 有 些 钢 材 
并 没有 进行 试验 ， 因 为 在 这 里 钢材 是 
随机 因素 。 也是 ， 钢 材 在 试验 所 用 的 


random factor 


其 水 平 : 


溶液 有 腐蚀 战 光 腐 他， 不 等 于 在 其 他 


的 溶液 中 也 有 腐蚀 或 没有 腐 仲 ， 不 能 
将 在 该 血液 中 的 试验 结论 推广 到 其 他 
详 液 .因为 在 这 里 溶液 是 固定 树 索 ， 
其 结论 在 统计 上 不 能 外 延 。 

PER MET fragment ion 在 质谱 分 
析 中 ， 分 于 离子 道 过 键 断 条 而 产 牛 的 
离子 。 和 从 个 离子 在 质谱 上 表示 出 一 -个 
妖 ， 称 为 碎片 峰 (fragment peak) 。 

Re TM RY tunneling effect 当 针 
Se AE ah BE BS Ob AL PK at. 
FPR Hk eB Ba Ag i ST a 
波 函 数 交 登 ， 企 针尖 与 样品 之 交加 上 
偏 压 ， 就 会 产生 电流 的 流动 ， 这 种 现 
象 是 量子 力学 现象 ， 称 为 隧道 效应 或 
Be 

RMA Soller slit -PHAT AE 
得 平行 光束 的 光学 准 直 器 。 一 般 由 一 
组 平行 的 金属 片 所 望 成 ， 所 得 到 的 平 
行 光束 的 发 获 度 由 金属 片 的 间距 和 长 
SMR, TAAA Dh, KE 
RE. UAT RIF ETERA ERE 
就 越 小 ， 

索 氏 抽 提 法 Soxhlet extract method 


EBA TMERR SRA, T 
ROE A RE LP) CK 
CBee TBE) DLE, RAR 
去 溶剂 即 得 到 粗 脂 肪 ， 索 氏 抽 提 法 适 


用 于 脂 类 含量 较 高 ， 结 台 态 脂肪 含 鲁 


BUD MF An. AR ALA Gs Ae HE 
器 ， 如 下 图 所 二 - 


654 ta 堪 葵 弹 


T 


塔 概 理论 方程 


plate theory equa- 


tion 


ERA HARA. ee | 


色谱 学 中 的 … 个 某 本 关系 式 。 它 描述 ， 


加 在 第 0 SHER 二 的 样品 分 子 ， 通 过 
VRPT Na, TH na 号 塔 板 上 
HAREM ARE. 根据 平衡 色 
谱 理论 在 线性 分 配 等 温 线 的 理想 荣 件 
下 ,流出 曲线 《 即 色谱 峰 的 形状 ) 
应 为 对 称 的 商 斯 峰 形 ， 与 此 曲线 对 应 
的 方程 称 为 流出 曲线 方程 ， 如 下 式 


Cot) 
Tv2T 

AP, e 为 不 同时 间 的 组 分 浓度 ; W 
为 进 样 量 ; Vi 为 保留 体积 ; nw 为 理 
论 塔 板 数 ; 为 流动 相 体 积 ; tp 为 保 
留 时 间 ; 上 为 流出 时 间 ; o 为 标准 偏 
善 。 参 见 标 准 偏差 条 . 

塔 菲 尔 方程 Tafel equation Tafel 
FEAR AMA. 发 现在 一 定 范围 
内 ， 超 电势 与 电流 密度 有 如 下 定 重 关 
KR: YY=a+igEl, 此 式 称 为 堪 非 尔 
AEH, AWD, y 为 超 电势 ; 工 为 电流 
密度 ; o. 


尔 方程 不 适用 于 电流 密度 ;非常 小 的 
情况 。 
HJER SZ Tafel slope 在 以 电 


5 决定 于 电极 材料 、 电 极 | 
ZARS, HERR, BE | 


的 半 对 数 曲 线 上 的 直线 段 的 斜率 ， 通 


Oh LAR ERRER. 
ERAS  brvophyte indi- 
cator for pollution {Pe THEA AGF aS 
AH. MANS MiLB 
0.07 x10 LL, KERE HADR 
不 能 生存 ，1968 ©, EY ae 
根 举行 的 大 气 若 染 对 动 植物 影响 讨论 
ZE, PERS TE (EREK 
ABM) 被 推荐 为 大 气 污染 的 指示 
生物 。 用 生态 学 方法 调查 污染 区 树干 
上 距 地 面 1 ~2.5m ey BE a BY a 
生地 在 或 附 生 苦 从 植物 的 种 类 、 数 量 
AA, ERS PRM ILS RR “He 
EPR” CAKE KA) ， 


| 音声 植 物 也 是 您 袜 近 污染 源 种 类 意 
: D, 基 至 完全 消 撩 。 BERK, A 


植物 的 多 度 、 盖 度 、 频 度 以 及 种 类 数 
量 的 变化 ,绘制 污 染 分 级 图 ， 能 请 楚 
Himba RRA, iE 
可 以 在 移动 程度 上 反映 污染 历史 。 
可 以 把 非 污染 区 的 附 生 地 衣 或 普 茯 
植物 连同 基质 一 同 取 下 ， 制 成 直径 
5cm HEA, BAM KASH 
经 消 拓 的 污染 区 监测 点 上 ， 挂 在 8 ~ 
10m 处 的 树干 战 架 子 上 ， 回 盘 曾 向 污 
来 源 ， 定 期 观察 受害 情况 和 受害 面 
A, 然后 进行 化 学 分 析 ， 可 以 监测 大 
气 污染 。 或 者 制 成 若 花 植物 监测 器 ， 
ES EAE IN 

SM TEE WLAN elastic light scattering 
又 称 为 瑞 利 散射 。 光 照射 到 样品 上 时 
光子 与 分 子 之 问 的 碰撞 作用 上 从 是 改变 
了 光子 的 运动 方向 ， 而 并 没有 发 生 相 


位 对 电流 密度 的 对 数值 作 图 时 所 得 到 ! 互 之 间 的 能 量 交 换 的 散射 。 
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“PRES el FEB AEAN AE 
Teac BR, AP A E. a OA 
ERA. 

$8 6 Rte a tantalum filament 
atomizer ”用 细 和 负片 懂 成 的 一 种 金属 
TAER. AREA ETERA, H 
低压 人 电流 电源 供电 加 热 升温 .使 试 
FETE. CE 上 两 山 有 石英 窗 的 密 
FAA, Hake. CARRS 
RW, 热 均 匀 性 好 ， 最 高 温度 可 达 
MOT, RAASPER. Bate 


GRA, 使 用 BHAE, BE | 


形变 脆 。 

炭化 值 char value $ hi BA ee at 
验 盾 灯芯 结 焦 之 其 ， 以 mg + kg! 
Bas FEAT ASE HARE SEC hr tak 
照明 ) 用 的 煤油 燃烧 试验 的 评定 指 
标 之 一 。 

探 针 原 闻 化 ”probe atomization Æ 
里 炉 原 也 吸收 光 潜 分 析 中 一 种 实现 等 
温 原 子 化 的 方法 ,, 将 样品 置 于 片 状 或 
SHREBKS MRE, WT 
ORE (>) 加 热 到 所 需要 的 设 定 的 
温度 后 ， 上 再 将 盛 有 试 样 的 探 针 迅速 由 
FBP Bare CADP A, EREE 
E. BRAG MCR Sk. RAR 
子 化 法 的 优点 是 可以 分 别 控 制 试 样 灰 
化 与 原子 化 过程。 由 于 是 在 等 温 的 条 
件 下 实现 原子 化 ， 可 以 闫 必 以 至 可 以 
HEC RS) TRE EER 


而 产生 的 分 了 吸收 与 光 散 射 的 影响 ，| 
| -种 利用 放射 性 同位 素 “C 测定 生物 


有 有 利于 消除 基体 十 扰 。 如 厂 栏 上 图 。 


于 性 碰撞 elastic collision ”用量 
子 理论 解释 光 散 射 现 象 时 ， 如 果 光 子 
与 分 子 之 间 的 健 撞 ， 仅 促 是 改变 了 光 


-EF 
EiL: Eed 
探 针 
人 
碳 棒 原子 化 器 。 carbon md atomi- 
zer; CRA 一 种 通过 碳 榨 加 热 的 商 


fA hee. MOS, AR a 
PRU, FE OR T 
thet, (a) 是 标准 的 9mm KA 
管 ，{b) Fl (c) BEM ABE, 
其 中 (b) 是 电流 通过 底部 的 电极 加 
Ae, (c) 是 电流 通过 上 部 的 电极 
MEP- GE BEE ARIA TEE 
或 杯 中 。(e) 的 有 效 气 证 比 (b) 高 
500K, 采用 最 大 功率 升温 时 高 
1000K. 样品 从 温度 较 低 的 标底 燕 发 
进入 温 竣 相对 较 高 的 气相 原子 化 ， 碳 


| 小 了 气相 中 试 样 解 离 不 完全 和 青 结 


合 ， 有 效 地 捉 制 了 基体 干扰 。 它 结构 
简单 ， 热 容量 小 ， 升温 速度 快 。 


(a) 管 型 
[ 
tb) 杯 型 (c) 杯 型 
* 碳 测定 年 代 radiocarbon dating 
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je AE ee a. M 
利 比 (W. F. Libby) 于 1947 年 创立 。 
宇宙 射线 中 的 中 子 与 大 气 中 的 “N 反 
REPEAT HEC, M E se Hh 5692 
4, 4 C RE ERREA IA DE 
衡 ， 以 及 天气、 海洋 等 户 大 的 碳 交 换 
贮存 库 的 调剂 作用 ， 使 得 大气 中 的 
CO, SRA" C 的 放射 性 比 活 度 Ay 基本 
BI RTE, RRR COA A, = 
2.75 x10°Bq kg， 和 牛 物体 和 天 气 
进行 变换 ， 其 体内 的 放射 性 比 活 度 十 
分 接近 6。。 生 物 死亡 之 后 ， 同 大 气 
Fike, MARC 放射 性 比 活 度 
Rede MT ww. A = 


(Ro). Pac 的 半衰期 。 只 
要 测 定 了 放射 性 比 活 度 A, BEE 
定 生物 体 从 死亡 至 今 的 绝对 年 代 扎 
该 法 最 大 可 测 年 代 约 为 四 五 万 年 ， 漳 
ERRE A 100 年 ,广泛 地 应 用 
学 领域 。 

RARE carbon electrode DIRA 
材料 为 导电 基体 的 电极 ， 统 称 为 碳 电 
fh. AMHR, RRA 
等 都 是 碳 电 极 。 

碳 多 和 孔 微 球 carbon porous micro- 
sphere 1968 4 Kaiser 制备 丁 一 种 碳 
PARA AY “RaT. ee Sk oe 
R AHERE R a A Ey E 
SHAR, Lit RHA 1000m ， 
g '， 平均 孔 容 为 1.2nm。 商 品名 叫 
“BTL GR” | BOR BLK TEE 
用 于 色谱 分 离 时 可 使 水 峰 在 甲烷 前 或 
后 流出 ; AS: 耐 腐蚀 和 辐射 ;者 


Agexp | 


i 


ak, EAF EKAT 
| A. RRRA AR ERE H k 


分 分 析 等 : 

ETIE carbon molecular sieve 
Em AH ETLER (TDX), Æ 
-种 色谱 固定 相 。 常 用 村 气相 色谱 中 
分 离 O. M, H,, CO, CO,, CH, 
等 情 性 气体 、 低 级 烃 类 和 你 级 全 氢化 


| 侣 物 ， 其 主要 成 分 为 碳 ， 由 于 它 具 有 
i 非 极 性 的 表面 ， 因 此 对 微量 水 的 分 析 


亦 能 得 出 较 好 结果 。 磋 分 子 往 由 偏 亿 
氢 乙 燃 小 球 进行 热 型 解 而 得 到 ， 具 有 
优良 的 微 孔 结构 ， 平 均 孔 径 为 1. 2nm ， 
比 表 面 为 1000m -g', WILE 
H 0.45m g'a 

METH carbon paste immobi- 
lization AF FAG She SS), 
再 加 入 石器 粉 调制 成 糊 状 物 ， 填 充 于 
琉璃 莹 内 制备 成 磋 糊 电极 的 方法 。 

RAVER intemal carbon referencing 
将 实验 测 得 的 样品 中 某 一 特定 碳 基 团 
的 Cls 峰 结合 能 ， 与 该 基 团 的 标准 
结合 能 谱 柜 比较 米 确定 样品 薪 电 电位 
POAT EE. AWWA AVE AES hR 
氨基 团 ， 士 要 来 自 于 真空 中 的 铀 污染 
厂 作 为 校准 的 基础 。 

碳水 化 合 特 测定 determination of 
carbohydrates RK AL SHI 
SAE, 包括: (1) 含量 比较 少 的 
单 精 (如 葡萄 精 、 SL Oe FL. 
BAF) (2) 含量 较 多 的 双 糖 { 主 
BOR TE Se A PLE LL Be ole Bt By Be 
HD: (3) 少 世 存在 且 由 多 糖 部 分 破 
坏 而 形成 的 糊 精 : (4) 大 基 存 在 的 
多 精 CUE. FFARR epee. 


ie tang 637 


OR BEE). SPORE BB SAE 
Yi. FLOOR. BO a. FE 
Wi. RA. FLERE TPA A A H 


WC ARTY (EES OE, KAEH | 


BP; 蔗糖 分 子 不 呈 有 还 原 性 ， 称 为 非 
还 原粮 ,消化 后 可 四 得 能 基 的 糖 类 . 
WaT TES. WI. PRU. ERF, 
PAPE. MARR KILA H. 


dE FEE ABOK LAD, th 


称 膳食 纤维 素 ( 或 称 食物 纤维 } ,是 指 


纤维 素 , 半 纤维 家 RER KARKE | 


胶 . 树 莹 等 不 能 被 入 体 消化 酶 所 消化 
的 多 糖 和 木质 融 的 总 和 。 果 胶 可 利用 
其 在 忆 齿 条件 下 与 钙 离 子 生 成 钙 络 合 
物 沉淀 来 测定 。 测 定单 糖 和 低 聚 糖 常 
用 的 方法 有 :物理 请, 包括 相对 密度 
TE .折光 法 种 旋光 法 ;化 学 法 ,包括 还 
原 糖 法 (直接 滴定 法 RIE .高 
ARRET) .缩合 反应 法 等 ;仪器 
法 ,包括 色谱 法 ( 薄 层 色谱 .气相 色 
谱 , 液 相 色 谱 .离子 色谱 ) 、 近 红外 光 
谱 法 等 ; 酶 法 等 ,还 原 性 单 糖 可 直接 
测定 , 双 糖 利多 精 可 以 水 解 后 测定 ,日 
前 , 液 相 色 谱 法 已 经 成 为 测定 各 种 糖 
的 种 类 和 含 其 的 一 种 常规 分 离 分 
HITE. 

碳 丝 原子 化 器 carbon filament at- 
omizer 也 称 石墨 丝 原 子 化 器 ， 一 种 
将 试 样 沉积 在 行 墨 丝 上 MAREA 
原子 化 的 电热 不 子 化 器 。 如 右 图 。 石 
Be TERS Se), LA SV, 
1004A 的 电源 供电 ,在 Ss 内 升温 到 约 
2500°C ， 使 本 样 蒸发 和 原子 化 。 它 放 


置 在 带 有 五 莫 痊 口 的 硬 质 玻 篇 容器 | 


内 ， 通 氨 气 保护 。 测 定 小 量 生 物 样 此 


时 能 获得 高 的 灵 钾 度 ， 


carbon fiber mi- 
cro-disk electrode Hpk AT ARB A ABBE 
ah, eR ea, 
这 样 制 成 的 电极 .。 

MARZ carbonyl group fre- 
EAS. KREZA 
Bots + SRE A AEA (C 一 0) 
的 化 合 物 是 比较 多 见 的 ， 如 酸 醒 、 醚 
A. Bi. MB. E, BEARERS., th 
THES, AA ARRAS oh 
峰 (zc-o) HERP AA, — ES 
RE 1h A yy REE GR te BH g 
(roo) 如 : 脂肪 酸 酥 在 1820cm- 和 
17s0cm ”附近 , 芳香 酸 酝 在 
t850cm ' I 1780cm ' KR, AAE 
17800 HR, Bi Be E 1780cm -! 
和 1l71l8cm… H a, Oe OE OE 
0em"' HE, Rew 
i7iSem"' Fit i, OF SE Re OR HE 
1690cm 附近 等 。 鉴 别 脂 肪 族 的 酯 、 
BE AIAG AE bh He PEE. PP eB ee AE 
FURL? ABR SS, KR 


FR T SE A E R 


quencies 
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FORE RO Be EE h HE R D TE [700cem”' 附 
近 , mi e ih 4a oe a E 3500 ~ 
2500cm “形成 一 条 较 宽 的 特征 谱 带 . 

唐 南 膜 理 论 è Donnan's membrane 
theory FA ER RATE 20 世纪 初 研 究 胶体 
膜 两 侧 离 子平 衡 问题 时 提出 。 靶 核心 
PARRE. GRR. 在 不 
能 透 过 胶体 离子 的 半 透 膜 酚 侧 会 产生 
TA. Pin t ARA- E 
电荷 、 并 以 Na’ 为 对 阳离子 的 高 分 子 
HAR A RHID, 53 — fill 
是 NaCl 水 溶液 《 液 相 是 ) 。 膜 只 多 
CL 自由 遂 过， 不 允许 高 分 子 电解 
质 阴离子 通过 。 则 有 平衡 关系 式 : 


1 i 
Gutta 

anr (gy ， 此 式 称 为 腊 平 
衡 关系 式 。4 是 离子 或 水 的 话 度 ; 
rape (NaCl 与 水 的 摩尔 体积 比 }; 


上 标 1 、 正 是 两 液 柑 的 符号 。 由 于 要 
SR HE. BO 工 中 与 胶体 离子 同 
电荷 的 CE 的 浓度 要 低 ， 而 且 由 于 膜 
不 多 许 胶 体 离 子 通过 ， 在 膜 两 例会 产 
i, PUMA. PMR 
式 是 解释 商 子 交换 树脂 内 外 离子 分 
W. 离子 交 换 膜 膜 电位 的 基本 
KEAS 

MHE Donnan exclusion HHF 
洲 液 中 存在 唐 南 膜 平衡 ,电解质 向 离 
子 襟 搁 树 脂 渗透 时 被 排斥 的 现象 。 因 
为 强酸 性 阳 离 了 交换 树脂 的 唐 南 排斥 
必用 相当 显著 ， 所 以 在 离子 排斥 色谱 
中 通常 漆 用 强酸 性 阳离子 交换 树脂 作 
团 定 相 。 

糖度 线 


Tut Tia = 


sugar concentration gradua- 


RHE SEAS, Ke Aa 
CHURN, TER, RST. RZ, 
RL, FA RE RE BE) 水 溶液 的 折 
射 率 与 同 浓度 葡萄 糖 液 的 折射 率 非 常 
接近 。 在 折射 仪 土 ， 除 折射 率 标 度 
外 ， 还 男 设 有 专门 测 基 葡萄 糖水 溶液 
质量 百 分 浓 度 的 标 度 线 即 糖度 线 ， 糖 
度 线 上 某 .确定 值 对 应 有 一 折射 率 
值 。 故 桨 纱 工艺 中 常用 折射 仪 来 测定 
疾 液 的 总 国体 率 。 这 种 惜 糖度 线 标尺 
的 读数 表示 的 浆液 总 固体 率 ， 称 为 
“浆液 糖度 值 ”。 

糖精 钠 的 测定 determination of so- 
dium glucide HAS FAP 
PEER. heb A ETOK, 
FAOAWTO 规定 的 每 日 允许 摄 人 量 
(ADI) <2.5mg: kg’. Jee 
定 方法 很 多 ， 标 准 方法 有 紫外 分 光 光 
Bik, MAREEK., Meee. 
纳 氏 比 色 法 、 离 子 选 择 电 极 法 、 高效 
A BA 

糖 原 染 色 法 glycogen staining 
method 又 称 PAS 染色 法 。 是 糖 原 中 
的 1,2- 乙 二 醇 基 被 过 碘 酸 氧化 成 本 
Æ, 与 Schiff RA PHA RBS 
红 及 应 生成 红色 化 合 物 ， 沉 着 于 胞 奖 
糖 原 处 。 红 扣 血 病 的 幼 红 细胞 呈 强 有 阳 
HE, EET AUR m SET A HO BA 
性 ; 急性 淋巴 细胞 白血病 原始 细胞 党 
呈 粗 颗粒 或 块 状 阳性 ， 急 非 溧 白血病 
原始 绍 胞 时 阴性 、 弱 的 弥漫 性 着 色 或 
细 颗 粒 ， 有 助 于 鉴别 诊断 。 

Pld FE $5 58 FE i 


um release from ceramics 


lead and cadmi- 


在 22.2 


HEH te 659 


用 体积 比 为 4% AR E TE HE FS E Pa E h 
WARE 24h, AAS AOR PR, A 


aie. Walle A Ae Pe 


RICHIE. BE ae a Le 
AA ER EG Re. A E 
at PLADPETT RE BM 


elutriation 


RAE) RA RATE. BEL ` 
尺寸 的 粒子 在 -个 重 直 的 管理 落 人 向 | 


EMA. 大 粒子 固 重 力 使 其 下 
E SRR RRM YT VA 
E, FRITH Mae aE PR, 


但 对 于 小 的 粒子 ， 下 落 速度 比 上 升 速 ` 


Beh, FRM SR Be hiss, 
从而 与 大 粒子 分 开 。 为 了 提高 次 率 ， 
设计 了 许多 种 淘 析 体系 ， 如 之 字 分 类 
器 就 是 其 中 的 一 种 。 用 这 种 方法 原则 
上 可 以 得 到 粒度 的 分 布 。 
RWG lariat molecule 又 称 
DERN RNA， 套 索 型 结构 等 。 指 
FARHAN mRNA 前 驱 体 接合 反 
ARRENE, EEA A E 
PRGRAWURA RRA 
RNA. WM FARR, BRA RS 
端 与 3 接合 部 位 附近 基因 具 区 中 的 
分 枝 部 位 (AA RE) 通过 
2 5 RAM ESR RIP, H 
5’ Sp Fe Br 3° 


=o AY -AGC—— 
i | 3 
U 
5G 
zP 
AZ’ p5 Y -AG =F 


Gè 
5" 了 
p +O 
z 1 2 


A3 pS Y-AG 


[一 一 + 
l 


， 于 具有 套 索 绳 的 结构 形状 而 得 多。 不 
| 充 在 细胞 核 内 mRNA 前 驱 体 的 接合 


反应 中 ， 而 且 在 霉菌 、 酵 母 的 线粒体 
以 及 植物 叶绿体 的 RNA BRAS I 
组 基因 内 区 ， RNA 都 能 自发 接合 形 


， RRMA. FED TRS SEB 


用 此 名 . 有 套 索 型 冠 醚 等 。 

特殊 选择 固定 波 selective stationa- 
ry phase 某 些 国定 液 具 有 特殊 选择 
性 ， 这 往往 是 组 分 与 固定 液 分 子 间 形 
成 配合 物 或 中 间 体 的 结果 。 常 用 的 特 
PAS WA: TR BS. 
ae LR RR, 34 SS 
FH. FAL. 

特效 反应 specific reaction 3p RE 
特异 性 反应 。 利 用 某 种 试剂 就 能 与 试 
样 中 的 一 种 组 分 发 生 有 特征 现象 的 反 
应 ， 从 而 可 从 试 样 中 直接 检 出 或 测定 
这 种 组 分 而 其 他 共存 组 分 没有 干扰 ， 
这 种 反应 称 为 特效 反应 ， 所 用 试剂 称 
为 特效 试剂 。 例 如 ， 利 用 NaOH 与 
NH, 上 反应 逸 出 有 特征 气味 的 NH, 气 
可 直接 从 溶液 中 检 出 NH (严格 地 
讲 。 由 于 CN 在 加 热 时 亦 能 与 NaOH 
反应 造 出 NH; ， 事 前 还 需 加 人 和 氛 化 高 
未 除去 CN FHL); A AIK, Fe(CN), 
CERRI 与 Fe 反应 生成 特征 
深蓝 色 的 Fe,[ Fe (CN),]， (普鲁士 
Wi) 沉淀 可 直接 从 溶 补 中 检 出 Fe’, 
都 可 称 为 特效 反应 。 目 前 已 知 的 特效 
RY ARR E. 

特效 试剂 ”speeifie reagent 一 种 
试剂 仅 能 与 试 样 中 一 种 组 分 发 生 有 特 
征 现象 的 反应 ， 而 其 他 共存 组 分 没有 
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TH. 从 而 可 从 试 样 中 直接 检 出 或 测 
定 这 种 组 分 ， 这 种 试剂 称 为 特效 试 


剂 。 例如， 用 NaON 作 试 剂 呆 直接 从 


FBP Re dh NH, ; 用 K,Fe ( CN}, 
(ERRARE PERA e EHEM E 
中 检测 Fet, MIRK NaOH Sy KE LY 
NH KEA, K Fe(CN), 为 检 


出 Fe?" RR EA. EER 
， SRT AM AR, EARNERS 


称 为 特效 反应 . 
特性 黏度 intrinsic viscosity ”表示 
Fb} FE AS, E 
ARHAN FP HE SET 
RER, 2004) POR 
ia, BERRAAT IENA, A 
ARR iE, 以 ia] 表示 ， 常 
用 单位 是 分 升 / 克 {dg}。 由 二 特性 
黏度 与 高 分 村 的 分 子 量 存在 着 定量 的 
关系 ， 所 以 常用 [n] 的 数值 来 求 取 
分 子 量 ， 或 作为 分 子 量 的 量度。 其 值 
常用 毛细 管 系 度 计 测 得 。 
STE RE MIA characteristic en- 
ergy loss spectroscopy ”部 分 光电 子 在 
离开 样品 受 激 区 域 并 远离 图 体 表面 的 


过 程 中 ， 不 可 避免 的 要 经 历 各 种 非 漳 | 
性 散射 ， 因 而 损 天 能 量 ， 在 谱 图 中 主 j 


峰 低 动能 一 侧 将 出 现 不 连续 的 伴 峰 ， 
叫 特征 能 基 损 失 谱 ,能 基 损 失 谱 和 物 
WREEK, TETHER 
的 电子 能 谱 中 ， 由 于 电子 束 可 以 激发 
原子 的 内 层 办 道 ， 使 电子 束 的 能 量 产 


生 特 征 损失 ， 所 形成 的 谱 也 就 是 特征 


损失 谱 。 其 特征 损失 能 午 与 人 射电 子 
的 能 量 无 关 ， 仅 与 激发 的 原子 轨道 有 
X. BE UH E A M 
的 信息 。 


特征 浓度 characteristic concentra- 
tion 能 产生 1% Wey Be 0. 0044 MO, 
ER BO 4c BRIE. 它 表 征 
BEE AAR ERR. AE 
HM a EK Dt Ai FASE 
Rie :个 分 析 方 法 对 被 测 元 素 的 最 低 
PEHE FT. 
特征 谱 线 


characteristic line 由 十 
EHT., RR a Be SE ee 
ME ASHE - 定 波长 次 序 排列 的 谱 线 ， 

特征 X 射线 characteriatic X-rays 
又 称 标识 射线 。 能量 或 波长 由 获 
迁 能 级 确定 的 X 射线 称 为 特征 X 射 
线 。 各 元 泰 的 原子 受 电 子 束 或 高 能 义 
射线 的 激发 ， 使 处 于 较 低 能 线 的 内 壳 
层 电子 电离 ， 整 个 原子 星 不 稳定 的 敞 
AAS. 较 高 能 级 的 电子 便 自 发 肾 迁 到 
内 壳 层 空位 ， 同 时 释放 出 多 余 的 能 


i 量 , 使 原子 加 到 基态 ， 这 部 分 能 量 以 


X 射线 光子 形式 释放 出 来 。 对 任 一 原 
子 而 言 ， 各 个 能 级 之 癌 能 量 差 都 是 三 
定 的 。 因 此 ， 各 种 原子 受 激发 而 产生 
的 和 射线 的 能 量 或 波长 也 都 是 特征 
的 ， 由 厚 子 结构 决定 。 

特征 X 射线 光谱 “characteristic X- 
ray spectrum X 射线 光谱 中 ， 由 阳极 
丢 材 决定 的 .具有 特定 波长 的 不 连续 
光谱 线 ， 又 称 标 识 X 射线 光谱 ， 当 
人 大 射 电子 的 能 最 是 以 将 原子 内 层 的 电 
王 击 出 并 跃迁 到 较 高 的 末 占 能 级 时 ， 
高 能 级 的 电子 将 填 人 被 击 出 电子 的 能 
Aa. FASE, MEE 
X 射线 . 特征 X 射线 的 波长 权 决 于 


| 受 激发 原子 的 核 外 电子 分 布 ， 以 及 电 


特 梯 tio óo 


TEREA SMA SER I BY 
Bo RR TE KS, 
ANS A) K 系 特征 入 射线， 相应 地 ， 
被 击 出 的 电子 是 L、 允 导电 子 时 ， 即 
FELL. M 系 特征 X 射线 , 

特征 线 组 characteristic line group 
SALES BS BA, BRA 
该 元 素 的 特征 线 组 。 它 一 般 不 包含 最 
后 线 。 

GHWT gradient titration 
FIA 滴定 。 是 梯度 技术 的 -- 种 。 以 醇 
Rie A: 将 一 个 含 酸 的 样品 带 注 
AB) aT BOP NBC a 
首尾 两 边界 渗入 的 成 所 中 和 。 内 此 ， 
在 每 一 边界 上 都 具有 连续 的 酸 碱 浓度 
比 ， 其 中 有 一 流体 元 中 酸 恰好 为 碱 所 
中 和 。 这 两 个 等 当 点 成 对 ， 具 有 相间 
的 分 散 系 数 DD 值 ， 在 记录 图 纸 上 两 
点 间 的 距离 。 症 载 流 流速 恒定 时 就 是 
测 得 的 At, Ac 正比 样品 浓度 的 对 数 。 
梯度 滴定 是 基于 峰 宽 测量 的 FIA 方 
法 ， 也 适用 于 络 全 滴定 和 氧化 还 原 
WE. 

梯度 校正 gradient calibration 是 
FIA 梯度 稀释 方法 的 另 一 应 用 。 它 同 
样 基于 化 学 反应 在 产生 反应 产物 的 回 
MAARA RE AG ME, GBR 
以 系列 稀释 和 系列 注 人 标准 进行 重复 
校正 ， 因 为 所 需 信息 均 已 包含 在 最 浓 
的 标准 样 毅 的 某 些 流体 区 段 中 。 其 方 
法 为 : 从 浏 得 的 蜂 上 选择 适当 的 廷 
时 ， 对 应 于 特定 浓度 的 流体 区 段 ， 该 


法度 与 系列 稀释 分 别 注入 法 所 得 的 最 


大 峰 高 ， 其 有 相同 的 信号 值 ， 
人 人 即 可 得 到 多 点 的 校正 曲线 。 


一 次 注 


又 称 | 


梯度 扫描 ”gradient scanning 是 梯 
度 稀 释 的 延 件 ， 即 采用 动态 检测 方 


| A, 在 一 定 的 范围 内 重复 扫描 某 一 物 


理 参 数 。 如 多 次 扫描 吸光 上 度 随 波长 的 
AE {he at Jal ae TE SR ES PERTTI SY) 
AR RSE. 这 样 就 能 提供 二 维 谱 图 ， 总 
示 生 色 或 褪色 的 过 程 . RH 
扫描 周期 极 短 ， 如 与 FIA 梯度 技术 相 
结合 ， 在 多 组 分 分 析 中 ， 梯 度 扫 描 的 
PRR AS. SR RY 
电位 扫描 和 光谱 法 。 

Ha gradient dilution 是 
FIA 梯度 技术 应 用 之 --， 是 从 分 散 的 


; 样品 带 上 选择 适当 的 微 元 来 获得 分 析 


读数 ， 以 扩大 测定 的 浓度 范围 。 流 动 
注射 分 析 不 从 可 以 测 峰 值 ， 必 要 时 可 
在 蜂 的 任何 部 位 采集 信 叶 。 只 蓝 有 准 
确 重 现 的 采集 时 间 。 这 样 就 可 方便 地 
解决 峰值 超出 浏 量 范围 或 峰 最 大 值 有 
栈 变 的 问题 。 另 外 ,也 可 通过 第 二 支 
篇 取 分 散 了 的 样品 带 的 某 一 部 分 再 注 
和 人， 以 实现 进一步 称 释 ， 这 又 称 区 城 
采样 。 

HER gradien elution 为 了 
在 合理 的 时 间 内 有 效 地 同时 分 离 弱 保 


| 留 和 强 保留 组 分 ， 在 洗 脱 过 程 中 和 逐 疡 
增加 流动 相 流速 、 流 动 相 强 度 或 改变 


柱 温 的 方法 。 在 气相 色谱 中 主要 采用 
的 是 改变 温度 的 程序 升温 法 ， 而 在 液 
相 色 谱 中 温度 的 影响 较 小 ， 主 要 是 采 
用 梯度 洗 脱 。 序 改变 流动 相 强 上 度 的 流 
动 相 梯度 。 

HEARRE gradient elution de- 
vice ”十 按 设 定 的 程序 ， 在 洗 脱 过 程 
中 改变 几 各 溶剂 的 比例 来 自动 调节 


【增强 ) MAB. HER 


BEER RRSP, EA EA ARG E 


read. LER BAe 


很 大 的 多 种 成 分 在 合理 的 时 间 内 全 部 


DOR FRSA TR. REAR 
基 在 泵 前 还 是 在 录 后 完成 ， 可 分 为 低 


Hh BE Ae RDB BE. 还 可 按 混合 溶剂 
CAR) 的 种 类 称 几 元 梯度 ， 如 三 种 | 


溶剂 混合 称 ORE. 


5 EB iB gradient liquid chr- | 


omatography JHAR BER rst Ae 
AAR WER aR EB 
2 AREA, WERE 
中 ， 通 过 改变 流动 相 的 组 成 或 浓 麻 使 


流动 相 的 强度 随时 间 连 续 增强 ( 线 | 


性 梯度 ) 或 间断 增强 〔( 非 线性 梯度 
或 阶 式 梯度 )。 

梯度 增强 核 欧 沃 训 斯 效应 谱 ”gra- 
dient enhanced NOE spectroscopy; 
GOESY 以 二 维 核 欧 沃 豪 斯 效应 潜 
脉冲 序列 为 基础 插入 一 对 选择 性 
180" 整 形 高 斯 脉冲 作用 于 特定 核 ， 再 
与 一 组 梯度 场 脉冲 相 绪 合 ， 可 以 以 -… 


维 庶 的 形式 获得 与 该 核 有 极 微弱 的 核 | 
BRR REMI B (NOE) 的 核 的 共振 | 


情 息 ， 而 其 余 磁 化 失重 信息 能 很 好 地 
抑制 掉 。 因 此 它 相 当 于 灵 熄 度 很 高 的 
NOE 218. 

体 层 摄影 tomography 也 称 断 层 
或 分 层 摄影 。 必 利用 体 尼 摄影 机 把 体 
内 某 一 层 的 结构 或 病变 的 影像 清晰 地 
Bre XA lL. WHERE 
RAPA. ATK Be ray E 
&).. WAAFREBE. ORR. ALAR. RERE 
及 骨骼 等 部 位 疾病 的 检查 ， 对 于 肿瘤 


的 诊断 及 鉴别 可 提供 特别 有 价值 
的 信息 。 

体积 排斥 理论 size exclusion theo 
ry 又 称 半 衔 排斥 理论 。 和 参见 平衡 排 
斥 理论 条 . 

ARAL EH 
matography; SEC 
SPER iE. 

EREHE volumetric chromatog- 
raphy “是 以 测 最 组 分 体积 为 定量 依 
据 的 色谱 方法 。 以 二 氧化 矶 为 载 气 ， 
样品 经 色谱 柱 分 离 之 后 ， 各 组 分 随 载 
气 顺序 进入 盛 有 50% i tk SP A 


size exclusion chro- 


x oe i. 


| 的 带 刻 度 集 气 草 管 ， 载 气 二 氧化 碳 补 


碱 液 完全 吸收 ， 载 气 中 各 组 分 的 气体 
体积 可 在 量 管 刻度 上 读 出 ， 以 此 求 出 
各 组 分 的 百 分 售 量 。 体 积 色谱 法 不 需 


| 要 已 知 浓度 的 标 样 气体 进行 校正 即 可 


作 定 量 分 析 , 但 是 要 求 各 组 分 必须 得 
到 完全 分 离 ， 它 仅 适 用 于 对 那些 本 与 
故 液 反应 的 气体 组 分 的 分 析 。 

Sh ES ER Tin vitro 
competitive radioassay ÆR RAE TE 
FIBRILS DERE 
剂 ， 以 竞争 性 特异 结合 反应 为 基础 ， 
对 体内 微量 物质 进行 定量 分 析 的 一 类 
方法 。 包 括 族 射 免 疫 分 析 、 竞 争 性 重 
白质 结 全 分析、 放射 受 体 分 析 等 。 它 
的 特点 是 高 灵敏 度 、 高 特异 性 、 用 样 
a>, DRE. TES. Boe 
物 学 中 有 着 广泛 的 应 用 。 

60> 48 -F  body-ceniered lattice 
在 正 变 、 四 方 和 立方 品系 中 可 能 当 现 
的 复 格子 。 其 特点 是 平行 六 面体 单位 
格子 〈 卓 胞 ) Btk a ob E BE 


替 天 tian 463 


TAMER. AES dan A A A 
点 阵 点 。 


MIRA alternative method FF | 
| 蜂 , 呈 开 星 峰 , 测 量 十 分 困难 . 本 方法 
| 是 通过 符 定 脉冲 序列 使 "C--”C 核 之 


推荐 方法 : 其 权 感性 次 于 标准 方法 ， 
由 于 标准 分 析 方 靶 的 建立 需要 较 长 的 
Bete) di E at ay BT He Be oe H 
此 使 标准 方法 的 更 新 爱 蓝 -党 的 局 
R- 随 着 科学 技术 的 发 展 和 研究 工作 
的 深入 ,新 的 分 析 方 法 必 将 不 断 问世 。 
许 名 新 的 分 析 方 法 从 总 体 水 平 看 9 能 
与 标准 分 析 方 法 蚌 相 近 的 .有 - 些 可 
能 比 标 淮 分 析 方 法 更 为 优越 和 先进 ， 
RAE ZEAE EH 
将 这 类 已 具有 充分 实验 基础 和 实验 数 
据 的 新 方法 经 过 审批 后 作为 “替换 法 ” 
(alternative method} BE * SE Be pe” 
(equivalent method) 。 这 些 赫 换 方 法 必 
须 经 过 必要 验证 程序 。 只 有 证 明 其 原 


理 新 颖 ,性 能 与 标准 分 析 方法 相当 或 | 


全 于 标准 分 析 方 法 时 才能 获得 批准 。 
FER reciprocal sensibility 
天 平 能 准确 称 取 的 最 小 和 质量。 例如 ， 
分 析 天 平 的 感 量 为 如 1mg, 表 示 它 能 准 
确 称 其 到 0.0001g 位 , 即 所 谓 万 和 分 之 一 
的 天 平 。 例 如 ,在 分 析 天 平 上 称 得 


0.5878g 试 样 ， 则 试 样 的 真实 质量 为 | 


(0. $878 +0. 0001) g. 

天 然 丰 诬 双 量子 转移 实验 incredi- 
ble natural abundance double quantum 
transfer experiment; INADEQUATE 
利用 有 机 分 子 中 存在 的 ”C-"C beat 
合 "(mC-"C) 相关 性 而 直接 确定 分 
子 中 峰 原 子 间 连 接 和 分 子 构 型 的 重要 
方法 ,。 它 与 H 一 'H MARAT E 
相 补 充 。 在 天 然 丰 诬 下 实验 测 得 的 2C 


谐 实 际 上 是 在 其 邻接 的 核 察 为 "C 环 


| BOP A EAE AE, 


接 的 碳 核 为 ”"C Bot itt BURR BY 9} BO RL 


间 的 看 全 关系 产生 又 量子 唉 迁 ,再 利 
ART Rt SA aS Ra 
截然 不 阿 的 特性 ,借助 相 循环 而 记录 
下 来 ,有 获 地 抑制 掉 非 常 强 的 不 态 合 
的 ”C 主峰 ,专门 检测 这 些 强度 极 低 的 
BOTA TE BRR ARSE). Allah 
WA: WH ESAT OC 为 
(90°, -7 -180°, -r -90°,) -A -90°, - 
ERRE. iS a RE A 
FESS THT RRS, € 
经 过 非常 短 的 延迟 ( ~ 10ksy。 可 重 
置 射频 脉冲 相位 。 最 后 一 个 和 "脉冲 
就 是 将 多 量子 相干 转变 为 单 量 子 相 
T. RRK SUE (一 正 一 
H) 成 对 地 出现。 这 样 在 谱 图 中 从 
相 闻 "jc 的 磋 妖 之 间 的 关系 ， 可 以 确 
EST AR ARE tay EY 

天 然 胶 乳 的 监 定 方法 identifica- 
tion of natural jatex 天然 胶乳 俗称 模 
X, BRR (RRO), KM 
非 橡胶 成 分 CHAM. 树脂 、 精 类 、 
无 机 盐 类 等 组 成 。 新 鲜 胶 乳 大 体 
pee, pH M247. BORG. h 
FA SPEAR M 
pH 值 接近 5 时 ， 则 发 生 自 然 凝 固 。 
Ale. MAR pH 为 9 ~ 10， 
在 碱 性 下 保持 稳定 。 天 然 胶乳 经 离心 
TARR, R E E A R R E 
FL, ERARMARRENAMBARR 
BEIL. HI FASE, 或 先 用 甲醛 


664 tion 大 添 甜 填 


MARIRI. WIE aR a PL 
it) ROMA 0.00%, 后 者 用 氨 与 
其 他 保存 剂 合用 来 保存 ， 磊 度 不 超过 
0. 29% 。 鉴 定 天 然 腔 乳 时 ， 先 鉴定 其 
外 观 品 质 ， 天 然 胶 乳 为 乳白 色 乳 液 ， 
有 浓烈 毛 昧 .， 基 次。 用 乙酸 溶液 处 理 
样品 ,经 乙酸 溶液 处 理 后 ， 迅 过 形成 


白色 胶 装 、 该 胶 团 拉 储 性 能 和 弹性 均 , 


Rit, Bo., METRS FEE E 
HERA FERS EA AHR 
i. RBG SAP RRA. I 
1 Shag ce ES RP aE 
在 1638em"' (M OL OAR) 
1540em"' (EER A 处 出 更加 
RU 

ARR SEA identification 


of natural rabber 


和 无 机 盐 类 ， 鉴 定 天 然 橡胶 时 、 上 先 鉴 
定 其 外 观 品 质 及 昆 天 有 天 然 橡胶 特有 
的 气味 : KARIRI RA 
PR ERAT ROR mi 
HOARSE (FF AK, REY 
拉 伸 性 能 和 弹性 均 较 好 ， 抗 张强 度 一 
般 比 合成 橡胶 高 。 拉 伸 后 对 光 观 察 ， 
FOR ICHE RE REE. AUR AYR LS M 
TREM, RE FE AEE AE 天 然 橡 
ROR TOR. RAI., LER. 70 
MCR. RG. RR 


AAR, WEH, PRK, RR 


FC RURATE RRR KAER.. 最 后 鉴定 树脂 
FERGBS PRR, KRIE 
RP SARE. JCAL Sb et 
ERR SR, TA AS eR ORR TE 
1638cm"' ( BERR OL 谱 带 ) 和 


天 然 橡胶 的 成 分 是 | 
橡胶 经、 水 分 、 付 脂 、 鼻 白质 、 糖 类 | 


1540em (ARE OD AP) 处 出 现 弱 
吸收 : 
WEHR Filled zera technique 
-种 提高 分 辩 率 的 方法 。 在 FT-NMR 


”实验 中 ， 取 样 速 率 必须 设 剖 成 观察 谱 
| 宽 的 2 HF, 


以 避免 折合 ,取样 时 间 要 
综合 考虑 谱 图 的 灵 答 度 SHAE, $ 
虑 到 灵敏 度 的 要 上 ,许多 情况 下 ， 
FID 信号 的 采样 时 间 不 能 设置 得 太 
长 ， 这 往往 造成 NMR 谱 的 分 辩 率 蛮 
差 、 力 此 在 博 里 叶 恋 换 之 前 ,在 FID 
信和 号 后 面额 外 添 许 韦 零 数据 点 可 以 改 
FAHER, ARR A PSB 
本 。 添 加 与 采集 FID 信号 - HELP E 
数据 点 可 恢复 -- 些 失掉 的 信息 ， 更 多 
的 洪 零 不 再 会 增加 信息 .但 可 改善 谱 
线 的 形状 ， 提 高 谱 图 精 诬 。 

aH RRIF ”sweeteners ”赋予 食品 甜 
PRAY Aa RAT. ARE PE BH 
PR AAI 20 种 , 按 其 来 源 分 为 天 然 甜 味 
剂 和 人 工人 台 成 醋 味 前 ;以 营养 价值 分 
为 营养 甜 味 剂 和 非 营养 甜 味 剂 ; 按 化 


| 学 结构 和 性 质 分 为 糖 类 和 和 非 糖 类 


THER FA = 

SAFE EAH packed capillary 
column — Pp ER SFL AE E Bh 
装 人 序 壁 履 瑞 管 中 , 然 后 将 琉璃 管 拉 
制 成 所 需 粗 组 (内 径 为 0.25 - 
0.3mm) 的 毛细 管 福 。 填 料 若 选用 热 
稳定 性 良好 的 载体 ,如 娃 藻 士 类 载体 ， 
则 可 在 其 上 涂 污 匣 定 液 ,成 为 气 - 滚 壤 
EEEH ; 若 装 人 的 填料 为 吸附 剂 ， 
如 矶 分 于 簿 .活性 氧化 钻 等 , 则 成 为 
气 - 国 填充 毛细 管件 。 


填充 柱 packed column RRR 


HSI tao | 665 


柱 管 或 如 英 毛 细 竺 中 填充 色谱 填料 的 


SRE. 液 相 色谱 中 使 用 的 都 是 填充 | 


柱 , 柱 管 除 趟 锈 钢管 外 ,也 有 有望 料 柱 管 
(EAA TER). SAE a 
填充 柱 除 境 充 毛细 管 柱 外 ,也 有 内 径 
2~ bmm, K 0.5 ~ lmi -一般 为 
1 ~3m) 的 不 锈 钢 柱 或 玻璃 村 。 由 于 
填充 桩 可 填充 种 类 繁多 的 固定 相 , 样 
a SA far BLA PA i FS AR o 
填充 柱 反 应 器 packed column re- 


actors FPA 常用 的 富 集 和 分 离 模 | 


件 之 --。 通 常 是 -个 小 型 的 填充 了 活 
性 物质 的 柱子 .其 大 小 党 为 $i.5 ~ 


3mm ,长 20 ~ 和 mm ,填充 物 有 离子 交 


换 剂 ,沉淀 剂 . 吸 附 剂 .金属 颗粒 还 原 
谢 或 固定 化 酶 等 。 借 此 将 注 人 的 样 晶 
进行 适当 的 在 线 处 理 , 以 利于 分 析 物 
的 检测 .例如 ,将 待 测 组 分 进行 预 请 
E ,或 将 分 析 物 转化 成 可 检测 的 形式 
等 。 惰 性 填充 反应 器 可 减少 轴 向 分 
散 , 促 进 径 向 分 散 。 

填料 ”packing material 用 作 色 谱 


固定 相 的 材料 。 通 常 制 备 成 5 ~ 10pm | 


粒 径 的 球形 颗粒 , 并 对 其 表面 进行 修 


饰 和 改造 ,以 适合 不 同 物质 成 分 | 
| Seo ae EAMT ERR 


的 分 离 a 
& fF 38 HH condition solubility 
product 


BERT M .沉淀 剂 LORRIE EP 


mM’ al” | AF 
[Mis] M Jats: 4; [Lj = [Liitun 
所 以 ， 条 件 溶 度 税 


F 
_ romp yp rya lL ge 1 
Kp [M J [ 11 = KOAm 


SABIE BA KES | 


i 相近 或 相 重要 的 变化 ; 


式 中 + Ci ay 和 Oa 分 别 是 金属 离子 
MARCIE A TERE BT L 
FR SE fe, SS AS T AL J BT A) BH 
x. 参见 深度 积 和 副 反 应 系数 条。 

条 件 形 成 常数 conditional forma- 
tion constant 亦 称 条 件 稳 证 常数 .了 配 
位 反应 中 以 配合 物 的 稳定 常数 表征 了 配 


， 位 反应 进行 的 程度。 因 副 反应 存在 将 
| 影响 所 形成 配合 物 的 稳定 性 ， 当 考虑 


配 位 反应 有 关 组 分 的 副 反 应 后 的 稳定 
常数 称 为 条 件 形成 常数 。 对 于 配 位 
反应 

mM + HL =M, L, 


, ,MELD)] 
FERTA.: K 一 [M‘]"[L’}" 一 
[ M,L, ] Ehala _ Ko, 
[Mlaji ~ agar” A P 


[ML] [MIM LR Ont, > tH 
Hla 分 别 为 配合 物 、 金 属 离子 和 陋 
体 的 平衡 浓度 以 及 副 反 应 系数 。 当 系 
r m=n=l 了 时， 如 EDA 与 金属 高 
FEGE, Mj K = Korg, tyta 
WRRBTABEBAM modulated 
differential scanning calorimeter; MDSC 


该 仪器 是 在 传统 的 DSC 线性 加 热 或 


EIEE, FAAEE ERNA 
A, TENNET. Mi 
得 到 比 传统 DSC 更 多 的 信息 ， 如 总 
AA. WEAR. ER. OR Tt 
PURPA. EAHA RE $ 
分 辩 率 和 高 解析 度 的 信息 ， 例 如: 
(1) 可 测量 微小 相 转 化 ; (2) 分 离 
(3) 分 离 与 
WSK RR, HR) Sah 
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SARA AY EMME; (4) WRA 
料 的 真正 的 初始 结晶 度 等 - 

调整 保留 时 间 
time MARAE BTA A, Fe 2h 4) 09 
Wey SS ok BE BT (a) ER PL a EO R AT TH] 


SM. Ale, ea, BATE min. 
调整 保留 时 间 、 保 留 时 间 、 死 时 间 = 
者 的 美 系 为 所 Si-ti ÑP, h 


ty 分 曾 是 组 分 的 保留 时 间 与 死 时 间 。 
参 岂 保留 时 间 条 . 

AMR RRA adjusled retention 
volume MPRA REIR A IRE, HAA 
A Ta OR BS A ee A 
积 扣除 死 体 积 (SWRA) 后 
HARER, HIV, 表示， 单位 是 ml。 
调整 保留 体积 、 保 留 体积 、 死 体积 三 
者 的 关系 为 所 = Vy - Vy. RIN, 
Va. Vy 分 别家 示 组 分 的 保留 体积 与 
死 体 积 。 

调整 型 抽样 检验 adjustahle sam- 
pling inspection 一 种 根据 抽样 检验 
结果 及 时 调整 抽样 检验 严格 程度 的 抽 
样 检验 方法 。 在 正常 抽检 过 程 中 ， 如 
RES 10 批 产 品 抽 检 合 格 ， 且 抽检 
的 总 产品 数 中 的 不 合格 产品 数 不 超过 


放宽 抽检 所 规定 的 限制 数 ， 可 由 正常 | 


抽检 转 为 放宽 抽检 .如 果 在 放宽 抽检 
过 程 中 ， 有 一 批 疡 品 不 合格 或 不 能 肯 
RE A TS AR, UU ea TE 
抽检 。 在 正常 抽检 过 程 中 ， 连 续 检 验 
5 批 产品 ,车 有 2 批 产品 不 合格 ， 则 


adjusted retention | 
| 现在 多 数 的 ESR 仪器 都 是 采用 高 频 
; 小 凋 场 方式 ， 调 制 柱 度 就 是 指 商 频 调 
扣除 死 时 间 《参见 死 时 间 条 ) 后 的 | 


初 连 续 检 验 的 5 批 产品 都 合格 ， 则 可 
由 加 严 抽 检 和 转 为 正常 抽检 。 
调制 幅度 


modulation amplitude 


制 磁场 的 峰 - 峰 幅 度 。 对 于 涯 制 幅 讼 
大 小 的 选择， 要 看 实际 需要 。 为 提高 
谱 线 的 分 辨 座 和 减少 线 型 失真 ， 应 选 
择 较 小 的 调制 幅度 ， 一般 选 ESR 谱 
线 的 峰 - 峰 宽度 的 175 ~17s 左右 的 数 


， 人 入 为 宜 。 如 果 主 要 以 提高 灵敏 魔 为 
| 主 ， 对 线 型 的 真实 性 要 求 不 高 ， 则 可 


增 大 调制 幅度 以 增加 信 噪 比 。 
A modulation frequency 
ASW ESR 谱 仪 是 采用 磁场 调制 ， 
即将 积分 依 号 转换 成 一 次 微分 信号， 
以 提高 灵敏 度 和 分 辨 率 。 一般 在 样品 
腔 中 安装 调制 线 图 .用 它 产生 的 高 频 
磁场 对 扫描 磁场 进行 调制 ， 常 用 的 调 
制 频率 为 100kHz。 如 果 调 制 频 率 接 
近 于 ESR ARR CARR Za) 大 小 
时 ， 观 察 到 的 庶 线 也 将 严重 了 畸变。 这 
是 因为 珊 体 检 波 器 是 一 个 非 线 性 元 
fe. 它 的 输出 含有 微波 频率 和 调制 频 
率 的 和 频 与 其 频 ， 其 结果 就 会 产生 调 
制 边 带 共振 线 。100kHz 调制 频率 产 
生 的 两 条 第 一 调制 边 带 的 间 随 恰好 为 
3.6x10 mT， 因 此 不 宜 用 100kHz 
以 上 的 调制 频率 来 记录 峰 - 峰 宽度 窄 
于 1.0 x10 ?mT 谱 线 ， 和 否则 可 能 会 产 
生 明 显 的 调制 增 宽 或 虚假 谱 线 。 要 研 
FEE WEE BER ER, PE 


| 制 频率 BR T ILD ak BE Bn 5h EE 
采取 更 加 严格 的 抽检 方案 对 以 后 的 产 | 
TEREE. MEEME, 最 | 


而 采用 超 外 差 式 谱 仅 - 
铁 磁 共振 


ferromagnetic resonance 
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BERRA A f E Bete. FPA AY 
EEA PAER í Lar- 
mor) ESD. EI H JHR E E 
AEAT ER e RA Lay FO RE i) FE YE TBE o 
BY FE PA EE ih Se Ap Ae SH 
ERT RE t m PE ot 
铁 磁 性 ferromagnetism 磁性 原子 
【或 离子 ) 或 金属 的 自由 电子 ， 在 正 
的 交换 作用 上 其 矿 审 半 行 排列 产生 自 
发 磁化 时 形成 的 磁性 。 BARTER] 
PA AER. RERA eS 
1), TERE Rh F I A IAD, 
因此 其 磁化 率 都 很 大 。 当 温度 高 于 居 


里 温 座 时 ， 磁 矩 平行 排列 的 结构 被 热 | 


ZREL. HERNE, -MEH 
MRTE. Fe, Co, Ni 等 是 铁 磁性 元 
Z (EB BiB BE ay Be 1043K、 


的 合金 及 E0, CrO, 等 都 是 铁 
磁体 。 

SEAN AR BT valence analysis of 
ion ”关于 铁 的 氧化 态 的 分 析 方 法 和 
HA, RAM PES oe 
素 ， 是 人 和 生物 的 必需 营养 元 素 。 铁 
的 常见 氧化 态 有 0，+2 和 +3 价 。 
GRA RP. HH ARB: 在 
氧化 性 条 件 下 ， 三 价 铁 占 优 势 。 生 活 
TRAD RRS OO A E A 


| 03mg- Lo’, WEKA 0. Smg - L 


SRN OS PPT EF IIE 


: 和 络 合 能 力 的 差异 进行 不 同 的 化 学 处 


理 来 实现 的 。 

Ekik A ferrous line group HJU 
组 谱 线 波长 相近 、 相 对 强度 已 知 且 不 
随 涩 发 条 件 而 改变 的 铁 谱 构成 。 常 用 


1388K., 631K), pk BH ATR GEE HB F FE. 
钦 谱 厂 组 及 其 相对 强度 各 
wee nm| Igf HE” nm EE om| ig | 波长 / om 
316.387 | 28 | 295.02 315.32 | 10 | 324.419 13 
316.886) 49 | 287.23] 10 | 315.78 | 17 | 3239847 62 22 
316.501 | 62 | 286.93 | 13 | 315.70 | 30 | 322.579] 00 20 
316.586 | 83 ! 284.04 | 08 | 316.06 | 36 | 322.207 | 90 0l 
316.644 | 的 | . 30 | 320.53 | 60 | 328.738 | 34 13 
317.545 i 30 76 | 320.04 | 68 | 321.594] 48 94 
318.023 | 56 $9 | 322.20 | 05 | 320.540] 44 
319, 693 320. 047 | 1.5 


前 两 组 谱 线 适用 于 直流 电 弦 ， 第 三 组 
WERTEN AHAI, EARMA 
压 电 容 火 花 光 源 。 

KML FEWER M determi- 


nation of reduced sugar with potassium | 


ferricyanide 在 碱 性 溶液 中 还 原 糖 能 
HER RUE F LK FeC CN)。] 还原 为 亚 


RMAC PEL K, Fe(CN),], RA 


#0 
2K, Fe(CN}, +R—C 
Ny 


+ZKOH 一 一 


2K,Fe(CN), + R—C +H,0 
H 


SRA FATE BGR TELE PBL 
PACER AT RR PEA a Ae a ES 
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ne OTL, A ER NLA LETT, 
用 硫酸 锌 沉淀 皮 忆 小 所 生成 的 下 铁 氰 
化 钾 -。 由 滴定 游离 岗 所 消耗 的 硫 代 硫 
酸 销 量 就 知道 还 原 糖 合 呈 的 密 少 。 但 
是 ,还 原 糖 量 与 供 代 硫酸 钠 用 朋 之 间 并 
不 成 简单 的 线性 关系 ,因此 不 能 按照 反 
应 式 直接 计算 还 原 精 含 其 , 需 用 经 验 的 
A ERIRE ik. 


烃基 振动 频率 alkyl group frequ- | 


烃基 (—CH,) 是 含有 碳 和 


encies 


氨 的 化 合 物 在 红外 光谱 中 的 特征 吸收 | 


蜂 。 其 特征 峰 包 括 狗 利 的 和 不 和 饱和 的 
C—H (47 fe), C—H 7 the 
不 和 饱和 《一 fh agi ah Ce) AEB 
RUCK 3000cm ,饱和 (一 H 伸缩 
fe SI Cri) 的 红外 吸收 小 于 
3000cm .饱和 C—H 伸缩 振动 
(Yeon? FE 3000em ”以 下 有 四 个 吸收 
峰 ,，CH, 一 在 2960 (r) 和 2&70Qem-! 
《5 附近 ,CH: 一 则 在 2925cm ' {vu ) 
和 2850cm (附近 。C 一 H 2s qi de 
Bi Sea ) FE 1500 ~ 1400 em” , 甲 基 
在 1380cm ~ 和 1460em -附近 ,次 甲 
FEC 1470cm 附近。 
BRT KAMA 
vapor monitoring method h 4" #21 4b, 
合 物 种 类 繁多 .对 于 环 雯 天气 监测 而 
H., EKAA (C-C) 这 一 概 


hydrocarbon 


念 米 表 示 这 类 化 合 物 的 污染 ， 并 按 其 | 


在 环境 中 的 反应 活性 ， 常 用 黄种 方法 
表示 : 一 种 是 包括 甲烷 在 肉 的 碳 氢 化 
i. WAR (THC); 8 ARR 
ARRERA E, PER 
(NMHC) 。 总 籽 系 用 火焰 离子 化 检测 


1 
J 


器 (FID) 法 测 得 . Pee INA 
iA SS tha a. E 
KAREA H EHHE, Aika Rt, 
TRE SH. MEPR 
去 甲烷 即 得 非 甲 烷烃 。 

而 对 于 空气 中 NMIHC 的 监测 ,日 
AU ES RA RE. FPA 
多 ， 难 于 得 到 人 台 适 的 标准 物质 ， 所 以 
数据 均 从 准确 . 

TERR stopped flaw methnd 类似 
混合 流动 法 的 一 种 测定 短 寿 命 自 由 基 
的 方法 , 即 通过 适当 的 设备 控制 ,使 新 
混合 的 溶液 流入 样品 池 后 ,在 样品 池内 
停留 是 够 时 间 , 对 其 进行 ESR 观测 , 然 
后 排除 旧 的 反应 液 ,再 进行 新 一 轮 的 混 


| 人 台 . 学 人 样品 池 ,停止 流动 和 ISR 观测。 


这 个 过 程 串 反复 循环 进行 . 这 种 方法 
主要 应 用 于 观察 自由 基 的 产生 与 消失 ， 
研究 反应 的 动力 学 过 程 。 

PRAHA stop-Aow specto- 
photometry ”利用 流动 注射 分 析 中 的 
停留 技术 .通过 反应 产物 的 吸光 性 质 
进行 物质 定量 测定 的 一 种 分 析 法 。 流 
动 注射 停留 技术 可 以 在 不 增 大 分 散 度 
ARE ee eh PRS A Bev Se 
2AE, MATHER fat Ay 
CAF HEIR TB) Ea eR ie 
种 化 学 反应 速率 的 要 求 , 

RRA stopped-flow technique 
是 FIA 梯度 技术 的 应 用 之 一 ， 样 品 带 
停 流 的 位 置 可 以 部 分 的 在 流通 池内 ， 
或 在 流通 池 前 的 其 他 地 方 , 停 流 技 术 
主要 目的 是 增加 住 留 时 间 ， 即 增加 
净 反 应 时 间 ， 棍 高 分 析 的 灵敏 度 ; 其 
KEMPE ARAE R GATE. 
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击 于 是 测定 皮 诺 产物 在 停 流 周期 内 的 
BAKE, AT RAE ae 
Ae el. bo AY let R AE 

-S Poe TNE A Bot MLE A 

‘SR BERE  siop-flow injection 全 
iB TS ERE T Be che 
HERE, 将 样品 注入 色谱 柱 的 一 种 进 
样 操作 方法 .， 因为 注射 点 隔膜 进 样 
法 不 能 在 高 庄 下 操作 ， 所 以 预先 将 
Hie AIL TE, GASP, 
ABER AAA Rut BAS 
i. GRA SHA REE SAR 
Bibs We Bl“ Bae” | 而 且 这 种 
进 样 方式 的 保留 时 间 的 重复 性 
不 好 。 

WAE atop-flow fluorimetry 
利用 流动 注射 分 析 中 的 停 流 技 术 ， 
通过 反 记 产物 的 荧光 性 质 进 行 定量 
测定 的 -… 种 分 析 方 法 。 流 动 注射 停 
流 技术 可 以 在 不 增 大 分 散 度 的 条 件 
下 ， 描 加 试 样 与 试剂 反应 的 完全 程 
度 ， 从 市 担 遍 测定 灵敏 度 。 还 可 以 
BE FE SE J Bl AF eB EA 
种 化 学 反应 速率 的 要 求 . 荧光 检测 
与 停 流 技术 相 结 合 进 一 步 提 高 了 测 
EAR Be HEE, 

通 带 bandpass 亦 称 有 效 带 宽 。 
无 论 似 器 中 光学 系统 的 质 基 和 多么 
高 ,经 单 色 器 单 色 化 后 的 兴 总 是 有 
一定 的 波长 { 宽 度 ) 范 围 , 即 具 有 以 
所 指定 波长 (额定 波长 ) 为 中 心 分 
布 的 一 定 波 长 范 半 。 常 以 谱 带 半 窝 
HE ( half bandwidth}, All eA HE HEE 
值 的 一 半 处 的 谱 带 宽 虚 表征 (参见 
BA). 


RE 


FSR Eat 


通 光 口径 clar aperture 在 光学 
BRP, BR. BS. Re 
学 元 件 都 有 一 定 尽 寸 ， 而 且 在 安装 人 
镜框 、 镜 架 上 时 还 受到 机 械 零 件 的 限 
Hl. 通 光 口 径 就 是 在 仪器 中 各 光学 等 
件 真 正 能 不 阻拦 光束 、 让 光束 通过 的 
口径 : 通 光 口径 形状 可 以 是 贺 形 的 


: (透镜 的 口径 ) ， 也 可 以 是 方 的 、 长 
Frith OR WADE), EEEN 
| 形 的 (光学 系统 存在 光束 庶 拦 情况 


时 )。 所 以 通 光 口 径 不 等 于 光学 零件 
的 机 械 外 形 尺 寸 。 

通用 型 检测 器 common detector 
是 对 所 有 溶质 或 食 有 溶质 的 柱 流 出 物 


| 部 有 响应 的 检测 器 。 所 谓 通用 也 只 是 
， 相对 的 ， 不 可 能 存在 一 种 对 任何 物质 


都 有 响应 ， 且 具有 一 定 响 应 强度 的 检 
测 器 。 最 常见 的 通用 型 检测 器 有 示 差 
折光 检测 器 、 热 导 检测 器 、 介 电 常 数 
检测 器 和 火焰 离子 化 检测 器 。 通 用 型 


| 检测 器 容易 受 共存 非 被 测 组 分 
， 的 干扰 。 


MMS synchrotron radiation 
带电 粒子 稚 直 线 加 速 器 加 速 后 广 人 硕 
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场 小 ， 由 于 广场 作用 ， 它 将 在 -个 称 
作 存 储 坏 的 环形 轨道 中 运动 、 而 带电 
粒子 在 加 速 运 动 和 的 过 程 中 向 外 办 射电 
磁 波 。 可 以 利用 这 种 电磁 波 作为 激发 
光电 子 的 光源 ， 称 为 同步 辐射 。 辐 步 


辑 射 的 光子 具有 以 下 优点 ; 所 辐射 的 | 


KERERE HATERA 
HU; 具有 很 高 的 辐射 强度 :是 
高 度 候 振 的 . 

局 步 辐射 X 射线 荧光 法 
tron radiation X-ray fluorescence spec- 
trometry; SRXHF 利用 同步 辐射 激 
发 产生 的 X 射线 荧光 进行 定性 和 定 
量 分 析 的 方法 : 1974 年 , 在 同步 加 
速 器 上 发 现 了 同步 辐射 (SR) ， 它 是 
一 种 理想 的 多 功能 激发 光源 ， 特 点 
fi: (1) 强度 商 , 稳定 性 好 ， 强 度 比 
通常 的 3k 友 的 Rh 革 久 交管 发 出 的 处 
射线 强度 高 3 ~4 个 数量 级 ; {2) HK 
谱 范 围 宽 和 连续 可 调 ，SR EA 
O. 00x Pj 100keY 连续 可 调 ， 用 木 同 
的 单 色 器 可 以 从 连续 光谱 中 准确 地 分 
出 所 需 任 一 波长 的 单 色光 ， 有 选择 地 
激发 被 测 元 素 ; G) 光束 发 散 角 小 、 
EAE. SR 与 全 反射 能 量 色 散 莽 
射线 荧光 谱 仪 相 结 合 ， 可 以 提高 峰 背 
比 和 选择 性 ; (4) 偏振 性 能 好 ， 在 
电子 轨道 平面 上 是 100% 线性 偏振 
JE. 信和 背 比 比 质 子 莹 光大 5 ~50 HF, 
检 出 限 可 以 达到 pg + ml "和 pg 级; 
(5) Sa Bk we ae St, 脉冲 长 度 约 为 
100ps， 对 样品 的 热 和 辐射 损伤 少 ， 


synchro- 


REEL DR RAI, AAFS : 
(6) WHEN i 


析 挥 发 性 和 生物 样品 ; 
样 基 很 小 ， 其 至 可 以 同时 测定 一 根 头 


发 中 的 微 基 元素 及 其 分 布 ; 【 


7) 不 
”破坏 样品 。 缺 点 是 设备 郧 贵 , 参见 


X 射线 散光 法 条 . 

fal 2 9 SHR synchrotron radiation 
利 半 同步 加 速 器 运行 时 发 射 的 问 步 辐 
射 的 新 型 净 源 。 同 步 辐射 是 电子 在 磁 
场 妃 作用 下 改变 方向 及 速度 时 篇 射出 
ABERI. hel aR PE A EL 
点 是 强度 高 、 稳 定性 、 淮 直 性 和 偏振 


| 性 好 ,波长 连续 可 油 。 同 步 辐射 的 波 


人 范围 可 从 红外 区 刘 硬 x 射线 区 ， 
利用 问 步 辐射 作为 光源 ， 可 以 从 事 光 
电子 能 谱 、 光 化 学 . 软 X HEB 
A. 射线 入射 、 散 射 、 吸 收 边 精 
AA. GOL. APES ea 
面 的 研究 工作 。 与 OOkW PeR X 射线 
源 的 特征 谱 和 连续 谱 相 比 . 则 步 辐射 
光源 的 亮度 要 高 3 ~6 个 数量 级 。 因 
此 用 同步 辐射 光源 可 以 获得 试 样 的 动 
A, RES. 

同步 辐射 源 X RER ayn- 
chrotron radiation topography 以 同步 
辐射 为 光源 的 X HRI RA. EE 
光源 的 特点 ， 可 以 分 为 以 下 两 种 ; 
(lL) 与 劳 埃 法 相同 ， 以 连续 的 X 射 
线 照 射 样品 ， 所 得 的 劳 埃 照片 上 每 一 
个 术 射 斑点 都 对 应 于 一 张 高 分 辩 的 形 
KA: (2) 用 单 色 器 选择 任意 波长 
的 辐射 敌人 射 辐射 ， 册 于 不 局 限于 某 
一 元 浸 的 特征 辐射 ,可 避 开 一 些 元 素 
ROR We A. A A] FB He R E 
分 辨 率 . 

SHE synchronous fluorescence 
同时 扩 措 两 个 单 色 器 被 长 ， 由 测 得 的 
荧光 强度 信和 号 与 对 应 的 激发 波长 
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COR AIR IS) 构成 光谱 图 、 称 为 同 
步 荧 光 光 谱 。、 根据 激发 和 发 射 两 个 单 
色 器 在 呵 时 和 描 过 程 中 彼此 癌 保 持 的 
FOR, LEO ERE A -种 类 型 ,第 
一 种 类 型 中 在 同时 扫描 过 程 中 使 激发 
EE (A) MEERE (Aw) 彼此 
Fel RF ALE PRCA CA, An = 
常数 ) ， 此 称 为 “ 周 定 波长 盖 辣 步 扣 
描 荧 光 测 定 ”， 即 习惯 上 所 说 的 同步 
荧光 测定 法 .第 二 种 类 型 是 以 能 量 基 


系 代替 波长 关系 ， 在 两 个 单 色 器 的 同 ， 


时 打 描 过 程 中 使 激发 波长 与 发 射 波 长 


LA OR FF TLE AY A EH RY 
"al ae fE tat 22 A 2b A ee”, 
第 三 种 类 型 是 在 测绘 同步 光谱 时 ， 使 
激发 和 发 射 两 个 单 色 器 以 不 同 的 速率 
同时 进行 扫描 , 称 为 “可 变 角 (或 
HERK) Ee”. 
般 的 荧光 光谱 仪 可 以 很 方便 地 进行 固 
定 波长 差 同步 扫 措 荧光 测定 ， 而 后 两 
种 同步 落 此 测定 方法 则 需要 相应 的 仪 


器 软件 。 同 步 效 光 法 的 优点 是 可 以 使 
光谱 简化 、 谱 带 变 窗 、 玻 小 光谱 的 重 | 


BURR) BACHE gS 

FIBRE isoenzyme 在 同一 种 属 或 
同一 个 体 中 催化 相同 的 化 学 反应 而 酶 
的 分 子 结 构 不 同 的 一 组 栈 ， 是 由 不 同 
基 亲 位 点 、 或 等 位 基因 编码 的 多 上 肽 链 
组 成 的 单位 或 塞 聚 体 的 同 一 类 蛋白 
夸 ， 其 蛋白 的 一 级 结构 ， 理 化 性 质 和 
免疫 学 性 质 不 同 ， 担 能 催化 相同 化 学 
反应 的 一 组 昔 。 
AAS nt: EET i 
nuclear two dimensional chemical shift 


correlation spectrum ”最 常用 的 同 税 位 


homo- 


HHXH COSY, HE pikap 
列 图 是 : 90°, -+t - 90° -采集 FID 
(4). 同 核 二 维 相 关 谱 图 呈正 方形 ， 
二 维 坐 标 都 同 为 某 区 域 的 化 学 位 移 ， 
对 和 角 线 上 的 峰 称 为 对 角 线 峰 ， 直 接 反 
映 各 蜂 的 化 学 位 移 ， 有 时 也 称 为 自动 
HE 【autocorrelated peaks}, A 
TIF RE Be EOF TT RE 
AY. ERZA RN He 
MRE Coross peaks) RAISE (cor 
related peaks), ERR SAAR A 
PRE OCF fi EE BS ASS 
关系 ,主要 是 'J 炮台 关系 。 有 时 也 
会 出 现 少数 反映 长 程 耘 合 的 相关 峰 ， 


但 一 般 强 度 比 较 圣 。 因 此 ， 可 从 局 核 


二 维 相关 谱 中 直接 获取 各 基 团 谱 峰 的 
化 学 位 移 玉 它们 之 间 的 硝 合 关 蒜 ， 指 
认 谱 峰 的 归属 并 推断 分 子 内 部 结构 。 
Eee HRD, HRS. 

同 棱 二 维 化 学 位 称 相 关 谱 -二 维 核 
RARMRE ROA AR combined 
COSY-NOESY COSY 和 NOESY 实验 
HAREE- UR SER, i 
COCONOSY. BKaH FF y] 90° = t,- 
90° -采集 FID (4,) 90° -采集 FID 
(t,). TE NOESY MIAMI MAE 
foi, 期间 内 ,第 1 RR FID 获得 
COSY 信息 ,接着 ,在 第 3 个 90* 脉 种 后 
从 第 2 次 采集 的 FID 挤 号 获取 NOESY 
信息 。 由 于 COSY, NOESY HA E E 
方形 图 旦 对 称 于 对 角 线 ,于 是 将 对 角 
线 为 分 界线 各 到 一 半 可 装配 成一 张 
COCONOSY 谱 。 因 此 本 实验 在 完全 相 
间 的 条 件 下 ,同时 获取 了 COSY 与 
NOESY 的 信息 ,不 仅 节省 了 实验 时 间 ， 


672 tong W 


而 且 方 便 了 谱 图 的 和 解析， 存 一 张 CO- 
CONOSY 谱 上 人 能 方 使 地 完成 肽 类 分 子 
AER TT A TTS TA ATT SR AB OR 
白质 分 于 的 二 级 结构 的 有 关 信 息 ,， 参 
SUB RT BEE i tA i GH He 
FETA ES LB 

45°- ek Ff BKB 45°- 
Homonuclear chemical shift correlated 
spectroscopy: 45°-COSY 
CLAS AA GiB UK MB EE a hi BS 90° Be 
冲 组 成 ， 故 也 称 为 90°-C0SY。 车 将 
第 二 个 脉冲 的 倾倒 角 减 小 ， 设 为 日 = 
45" 时 ， 称 为 45°-COSY， 采 用 45"- 
COSY 实验 使 相干 转 称 到 具有 上 共 能 级 
HR PCRET EE ORR E 上， 是 转移 到 不 
TARRA VF FF RIE RR IA SERRE E 
16 fi. Alm > TERRE 
转移 强度 ， BHT £ Eg ARR 
迁 ， 对 角 蜂 {自身 的 自 相 关 峰 ) 消 
失 ， 沿 着 对 前 线 变 窑 ， 碳 小 了 对 邻近 
的 变 叉 峰 的 干扰 ， 有 利于 复杂 分 子 密 
集 贬 群 的 解析 ， 交 灵 巍 的 多 重 谱 线 不 
角 ， 利 用 倾角 的 方向 可 误 别 相关 的 两 
HRB A BNE. AI 

PAREKH homanuclear tock ”被 测 
核 与 控制 甸 场 核 属 同一 种 核 素 ， 用 一 
条 谱 线 来 控制 磁场 的 稳定 性 ， 记 录 其 
他 谱 线 。 和 参见 场 频 联 锁 条 . 

同 核 门 控 去 耦 。 Homonuclear gated 
decoupling; HMG 在 实 蛤 中 针对 谱 
图 路 某 一 个 不 希望 要 的 强 峰 进行 辐 
SA, AAMAS FAM dit, RAE RE 


FE MUR RT AHL BK vB, ( < 于] 随即 


同 核 化 学 ， 
分 , 使 化 学 位 移 重 素 ， 而 在 F, 域 实 


接收 FID 信号。 此 法 可 消除 强大 溶剂 
fe (EIKE) 与 某 些 不 希望 要 的 
谱 峰 : 

同 核 去 硬化 学 位 移 相 关 谱 。 homo- 
nuclear decoupling chemical shift corre- 
lated speciroscopy; HD-COSY 也 称 
为 BOE RAY HH AE. 
是 在 常规 相关 谱 序 列 中 插入 -个 
180° RAR krh, 将 演化 期 分 成 两 部 


PAS Ra AB. SERRE i, 
提高 了 下 , RHR ETAM, 
DIEBE Ju HA. Bak HD-COSY 
图 谱 F, 与 F; 域 都 是 比 学 位 移 ， 但 峰 
形 不 再 是 征 形 点 阵 而 笃 网 条 状 ， 与 常 
规 相 关 谱 同样 解 谱 - 

同 核 Hartmann Hahn 实验 Home- 
nuclear Hartmann-Hahn experiment; 
HOHAHA 能 给 予 一 个 链 上 所 有 质 
子 彼 此 的 全 部 相关 信息 的 实验 .类似 
总 相关 谱 实 验 、 脉 冲 序列 为 
90° -t - (MLEV-L7 HAMI) (7) - 采 
Æ FID(1,} 

混合 期 Ta 是 强 芒 率 的 自 族 锁 定 肪 
冲 。MLEY-17 组 合 脉冲 由 MLEV-16 组 
合 脉冲 及 其 前 后 各 增加 一 个 规整 脉冲 
构成 ， 完 成 理论 所 要 求 的 作用 。 参见 
总 相关 讲 条 和 MLE V-16 脉 冲床 列 条 。 

同 核 相 敏 北 学 位 称 相 关 谱 
nuclear phase sensilive chemical shift 
correlated spectroscopy ”利用 机 循环 
获得 纯 吸 收 硬 线 弄 相关 谱 的 方法 。 常 
规 日 一 'H Hi E EP AE a E E 
ORK ait. AMET BME 
SAE RAR, WAAR 


homo- 


的 、 单 个 色散 组 分 的 影响 使 非 对 角 峰 
Asem en MR, KRIS ARA 
ba 4 Ree, He 
40 SH M PERG ATA 
下 ， 可 使 处 于 同一 区 域内 的 非 对 角 峰 
AER, PERT. MAHA TR 
术 可 克服 这 RL. ARRERA 
FEIT Se WE HY ATT ALA E9008, 


PAHOA ELVA REG. AP OATS 


中 获取 关于 体系 耦合 的 详细 纺 息 ， 应 


将 交叉 峰 测 成 吸收 型 。 用 这 种 交 灵 蜂 


AARE FH Ce ER Hy ES 
SHAH. UAE, MERCK 
SIR A., SLE MRS SDR 
A. 

同 核 自 旋回 波 J 调制 “homonuclear 


spin echo J modulation 
脉冲 序列 为 80*. -r - 180°, -了 一 采 
FID. 考虑 癌 核 耦 人 台 自 旋 量 子 数 为 


部 的 二 旋 系 统 二 。1 核 的 化 学 位 移 为 


vo HGR RA Js WAR BR 
的 磁化 分 最 记 以 a 和 上 ， 分 别 与 8 A 
BEN) | a > SA! B> SHAH, 90°, 
脉冲 使 上 核 丁 个 分 量 e, b RE y 
Hit, Aue Be wR 


(>, -六 和 和 (w+ 直线 : 轴 运 动 ,经 | 


r AY fe) fa] BR ES aT a AB fie 28 2 adra 
180°, 脉 神 使 ] BAK a,b HES y SH 
Fe 180° ,同时 S 核 的 la > Ae > PI 
eV KM SESS Be 
> TSANG PR HUG EE Ag > BA. 
a SP RAE Ob ay m o oP hE tik 
后 变 成 a 分量, 于 是 在 第 2 个 7 I 


| 陋 内 ,a,8 仍 以 它们 的 特征 频率 继续 绕 


> 轴 运 动 ,到 让 27 Bta, a.b 的 相位 分 


| 别 为 25Jr 和 -2wJr。 化 学 位 穆 的 作用 


FARR IAA. bo SRS ae J 
有 关 的 作用 . AER Bir BP, 


O RA J 烛台 时 问 波 幅度, 是 无 碗 合 时 


的 自 旋回 读 辐 度 M 的 cos ( 2nJr) 4. 


| PRA Bee ae 了 调制。 这 是 本 分 


解 谱 的 基本 原理 之 一 - 
司 晶 置 措 法 isomomphous replace- 
晶体 结构 测定 中 破解 相 


ment method 


”第 问题 的 - -种 方法 。 此 法 目前 主要 用 


调制 实验 所 用 ， 


FER MAA Ae. Bri dai 
EMPARA Da, Ee 
有 同样 的 对 称 性 FARIS ABE. A 
似 的 晶 胸 大 小 和 形状 、 弧 大 索 数 原子 
的 种 类 及 其 在 晶 胞 中 的 位 置 也 相同 ， 
只 是 个 别 原 子 用 不 同 的 原子 置换 。 在 
meee, RRR EER 
F.: MEERE BR RE 
构 时 ， 只 需 一 对 同 晶 署 换 晶体 ; 测定 
不 含 对称 中 心 的 晶体 结构 时 ， 则 至 少 
需要 两 对 同 蝇 置 换 唱 体 ， 才 育 可 能 定 
HAA. 

HETAN common ion effect 
基于 Le Chatelier 原理 ， 当 在 已 建立 
平衡 的 体系 申 可 大 一 种 或 多 种 已 存在 
的 组 分 时 ， 将 使 平衡 产生 移动 ， 并 在 
新 的 条 件 下 建立 新 的 平衡 ， 此 效应 称 
同 离子 效应 。 分 析 化 学 中 常 利 用 司 离 
子 效 应 降低 沉淀 的 溶解 度 以 保证 被 沉 
JER TURES. HAN, i Ba?’ 
或 Ca… 沉 淀 为 BaSO, 或 CaCO, 时 沉 
淀 完全， 沉淀 过 程 中 都 需 加 入 过 量 的 
沉淀 剂 H,SO, 或 (NH,),C,0,。 
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fe) Bt Sd 
Hit ERE RR. O LADS A) 
名 种 组 分 定性 或 /和 定量 辣 果 的 分 析 
手段 。 如 离子 色谱 、 
色谱 和 发 射 光 谐 等 。 

fe te s 问 一 元 素 由 县 有 
PEREKA EDR RA, ETR 


aynchronous analysis 


isotope 


ARR FAR -AAE RE | 


EPR CP. Soddy) 根据 无 法 用 
化 学 分 离 手 段 分 开 的 死 束 可 以 排列 在 


周期 表 同 “位置 的 事例 ，1910 4 


先 提出 了 放射 性 同位 素 的 概念 ，1913 
年 最 先 使 用 了 “同位 素 ” 一 词 。- - 


般 认为 .用 现代 放射 性 探测 器 能 鲍 测 


到 放射 性 的 间 位 素 称 为 放射 性 问 位 
E. 不 能 探测 到 放射 性 的 同位 素 称 为 


稳定 同位素 同位素 的 化 学 性 质 相 ， 


做 ， 是 同位 素 示 踪 法 的 依据 。 

fel ik ESE A isotopes broadening 
Ba Fie (32 FR SO i S| eS RE a 
裂 ， 在 仪器 分 辩 率 较 低 时 ， 表 现 为 谱 
线 的 懂 宽 ， 称 为 问 位 素 变 宽 。 大 部 分 
化 学 元 素 是 由 一 些 同 位 京 原子 组 成 . 
同一 种 元 素 的 各 种 同位 素 其 核 外 电子 
的 数目 与 排列 方式 相同 ， 因 此 ， 它 们 
之 间 详 线 的 粗略 结构 是 相同 的 。 但 因 
FE EAA FF] BD BS TB fe AY TH 
B, FRB ee RE 
RH. MATa 
SER. 

E th E id w+ isotopically 
labelled ion ”对 组 成 分 子 离 子 的 某 一 
TLR AE ie (oP CL “N 


等 } 进行 标记 的 离子 。 泊 研究 化 合 | 


物 的 裂解 、 代 谢 和 降解 途径 时 ， 常 用 


气相 色谱 、 波 相 | 


| PIR ic TR aes: 在 进行 准确 
， 定量 分 析 时 ， 也 常用 相同 或 类 似 结构 


的 同位 素 标记 离子 作为 内 标 、 
lire RA isotope geo- 
chronology Fj FA Rb ik eH at 
TH. AA. REAMHAR, OE 
RRISH E SA EA KJE E a 
的 数据 资料 的 -个 地 质 学 分 支 学 科 。 
某 些 长 寿命 的 天 然 放射 性 同位 素 以 恒 
定 的 速度 但 变 ， 在 岩石 矿物 形成 后 所 
含 这 类 核 素 的 豪 变 基 是 时 间 的 隧 数 ， 
Nee t, SON, FON SBR 
放射 性 核 索 在 岩石 、 矿 牧 中 的 原始 的 
和 经 过 + 时 间 衰 变 后 的 含量 ,，X 是 该 
核 素 的 衰变 常数 ， 届 要 准确 地 测定 了 
衰变 常数 A 和 该 核 素 衰变 后 的 子 体 
EZEREN, BTM RKhSA 


!; 大 物 的 地 质 年 代 


已 用 于 测定 地 质 年 代 的 母体 - 子 体 核 
EIA Y K-" Ar, "Rb Sr,” Re- 
Os, UJ- Ph, i Ph 等 。 

GIRS} isotope separation 
BEM A BY fe Ih 4 
某 种 纯 的 同位 素 ， 或 把 其 中 某 种 同位 
索 的 请 度 相对 提高 的 过 程 。 由 于 出 位 
素 在 物理 和 化 学 性 质 上 差异 航 微 ， 故 
分 离 极 为 困难 。 分 离 方 法 有 气体 扩散 
E. BFR WOCE., MEAN 
HE, HERRA., ARNE Roa RE 
等 。 近 年 来 还 有 采用 激光 分 离 同位 素 
的 方法 。 例 如 用 气体 扩散 法 从 天 然 铀 
(A U-25 40.71%) 中 分 离 重 要 边 
燃料 U-235， 用 电解 法 从 普通 水 {会 
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HK 0.02% ) 中 分 离 重 水 。 

AGL SP HT isotope analysis 济 
定 元 素 的 同位 素 组 成 : 常用 的 方法 是 
质谱 法 ， 林 十 它 采 测 定 稳 定 和 放射 性 
I fe Oy at A EAE. 采用 色谱 - 质 
谱 联 用 技术 可 以 进行 多 组 分 样品 的 同 
ea. A, A. BR. Se 
APERE RAT EIR ET a A. 


TT fetch of ABER. PIRE, 色 


谱 热 导 法 分 析 : "B 含量 可 用 中 子 活 
TIED HT. 
Fete RMA X HEE WHE 


excited X-ray fluorescence spectrome- 


ty; TEXRE 利用 同位 素 源 激发 产生 


isotope 


BY X ates He HOE AT oe HE Ae ik a | 


的 方法 。1955 年 雷 费 尔 (L. Reifel) 
AAHH TERK X 射线 荧光 
分 析 。 册 于 同位 素 源 射线 强度 受 限 
a}, FRR RRR ae X 射线 荧光 光 
Wei. RMU RS AC VAR a aR TE Eit 
Bas FT RRR EAA. ARF Sb 
EMRA. M SiC Lie ey 


器 的 仪器 可 进行 多 元 素 冉 时 分 析 和 微 | 


量 元 素 分 析 。 该 法 在 地 质 、 矿 出 、 洛 
金 、 医 学 、 环 境 、 食 品 检验 等 部 门 有 
广泛 的 应 用 。 参 见 X 射线 莹 光 法 条 。 

AEM MR radioisotope source 
A FLOSS VE [il fi BEE PE EY 
BAR y HA, AT MAR 
电子 ， 从 而 发 射 和 射线 的 X 射线 源 。 
AL AETHER EK), fede 
X ERR RE SIE RE, HR 


TERRA CR X 射线 荧光 光谱 仪 | 
的 光源 ， - 般 是 作为 X 射线 能 谱 仪 j 


的 光源 。 在 X 射线 能 谱 仪 中 常用 作 


; 激发 源 的 同位 素 有 Fe、 ”了 了 Co、 
| Eu, “Am 等 


同位 素 离 子 isotope ion 在 质谱 
由， 中 天 然 丰 度 最 大 的 同位 索 之 外 ， 
其 余 同 位 素 所 产生 的 离子 总 称 。 便 
i, *tH C,H. OFS RTHRHE 
子 而 言 ， 对 应 于 只 由 最 大 丰 度 同位 束 
PEA ON Me’, Roe PPC 
及 :HH 的 离子 IM+1)° 或 含有 一 个 
“0 的 离子 【M +2]】 等 。 称 之 为 同位 


: 素 离 子 。 对 于 分 了 离子 MM 来 说 ， 


IM+1]” 或 [M+2]” 等 称 之 为 同 
位 喜人 分 于 离子 (isotopic molecular 
ion), 

fir RW isotope spectrum line 
由 加 位 素 效应 引起 的 谱 线 的 超 精 细 分 
裂 称 为 网 位 素 谱 线 。 不 同 的 同位 束 核 
质量 不 同 ， 核 质量 影响 发 射 谱 线 的 频 
率 或 波长 ， 称 为 同位 束 效 应 。 

ARERR isotope replacement 
method 分 子 中 某 核 以 其 同位 枝 索 选 
择 性 地 取代 时 ， 概 据 同 位 案 效 应 引起 
键 的 振动 频率 发 生 改 变 ， 以 此 推定 峰 
的 归属 的 方法 . 最 常用 的 方法 是 气 代 
$. MAH MSRM Rite, A-D 
RARR, REG BE AIA E 
SAR BiaBIE. 

同位 素 示 踪 剂 isotope tracer 利 
用 其 特征 标记 以 指示 和 和 追踪 它 在 化 学 
反应 . 生态 环境 、 生 物体 内 动态 变化 
规律 的 同位 泰 或 其 化 售 牺 。 稳 定性 则 
位 家 示 踊 剂 以 其 不 同 质 量 数 作为 标 
记 ， 效 射 性 同位 素 示 踪 剂 以 其 放出 的 
特征 射线 作为 标记 。 通 过 观测 示 足 剂 
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的 行为 和 变化 来 研究 和 追踪 某 一 物质 
As Sy TS EBA Tn BB 
过 程 中 的 动态 行为 和 分 布 转移 的 规 
律 . 放射 性 回 倍 素 示 踪 剂 的 优点 十 灵 
SUE. PPR MAR BA. 稳定 


HPR on Be AT Aa RT A | 
性 ,不 造成 环境 污染 和 对 生物 的 辐射 


损伤 ; gh BO ER. 测定 仪 
器 复杂 。 
Gee GE) 
AJ ECE ak Bek ae lilh PE Fo Pt 
行 化 学 分 析 的 -种 方法 。1932 年 由 
RAE VG (G. C. de Hevesy) 提出 ,将 
-ERE ,放射 性 比 诬 为 % 稳定 
FMR A ERO 的 同位 康 或 其 标记 
化 合 物 加 人 到 一 定 贡 的 样品 中 ,混合 


isotope dilution 


放射 性 比 度 $ (aR Be TA te EOE 
度 ) ， 计 算 被 浏 物质 的 含量 。 因 为 稀 
释 前 后 的 放射 性 活 度 {或 稳定 问 位 
素 的 量 ) 相等 OW, + WL) S = 
两 $56。， 据 此 可 以 计算 出 试 样 中 被 测 
元 素 或 化 合 物 的 含量 到 。 根 据 实 验 
方式 不同 ， 有 直接 放射 性 赔 位 素 稀 释 
法 、 反 同体 素 太 释 法 、 双 同位 素 稀 释 
法 各 取代 同位 素 稀 释 法 等 ,本 法 的 优 
AER RE R, SATRIA] 10% 
p ATR TAD 10° es 避免 了 
定 基 分 离 的 困难 、 方 法 简便 快速 。 主 
要 的 限制 是 有 些 元 素 没 有 合适 的 放射 
性 同位 察 指 示 剂 。 ARR REO 
ZERATE. 生物 化 学 等 领域 。 
PAIR isotope effect 在 红 
SESS, A RA a et 
BEAU pe RAR GA PB 


i 


SD ACE AAS WM TPR OH 

或 CH Maine. SARA D Wit H 

E. RPR EERE Tf a as 
[i 


Monreal 2 】 e ERRIRE 


但 引起 折合 质 其 疏 襟 ， 还 引起 力 常数 
的 改变 。 利用 同位 素 取 代 效 应 呀 有 助 
于 判断 振动 频率 的 归属 .确定 其 同位 
素 的 存在 与 PENR. 

同位 素质 谱 法 


isotope mass spei- 


| lromeiry AE 1 BE ty li ee 


确 组 成 的 研究 和 原子 质 基 测量 的 方 
法 。 证 要 用 于 地 质 年 龄 测定 及 天 体 物 
Pap fe} ir RE Ase. RST i HK 
PE ARE LL RICK AK 


| 展 ， 同 位 素质 谱 法 在 生物 学 、 临 床 医 
均匀 之 后 ， 用 化 学 方法 分 离 ， 测量 其 | 


学 、 药 学 、 农 学 和 环境 科学 方面 也 都 
得 到 了 广泛 的 应 用 。 

同心 老化 器 
一 种 气动 老化 器 .参见 气动 需 


concentric nebulizer 


| 化 器 条 。 


铜 还 原 直 接 滴定 法 direct titration 
method with copper reduce reaction —- 
种 测定 还 原 糖 的 方法 。 以 样品 游 液 做 
滴定 剂 ， 还 原 糖 与 者 沸 的 碱 性 消 石 酸 
TORREIRA ERRA) 反应 生成 


| 氧化 亚 铀 ， 亚 甲 基 蓝 为 指示 剂 ， 滴 定 


BRAC. ER FSR DE HIR 
PETA EA SR BSC pa 
it) 可 查 表 得 到 ， 样 品 中 还 原粮 
的 含量 就 可 以 计算 出 来 。 

(RA blue copper protein $ 
EEA ZEETHRA P., Miki 
R 【分 子 量 10560) ALTER mm BE 
酶 【分 子 量 150000) 属于 这 类 和 蛋白. 
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ENN PAULUS. E | 检验 . 仿 度 - 峰 度 检验 、 晨 皮 罗 -威乐 


们 的 氧化 态 以 深蓝 色 为 特征 ， 即 在 ， 


Go0onm 附近 有 电子 吸收 带 可 用 
600nm 左 市 的 煌 发 光源 测 得 它们 的 共 
FRR it, TE 350 ~ 470em ' A 
HERRIA r (Co—N) 和 
v (Cu—O) Hz, tE 270cm “附近 
Mss ARER T v (Co 一 S$) 振动 。 
从 而 可 提出 这 类 蛋白 质 的 配 位 结 
构 类 型 ， 
铜 片 试验 Copper corrosion Lest 

又 称 锦 片 腐蚀 试验 。 检 查 燃料 油 或 润 
滑 油 中 是 否 含 有 发 咎 腐蚀 作用 的 活性 


硫化 物 或 元 素 硫 的 方法 试验 燃料 油 | 


时 ,将 标准 大 小 的 锦 片 浸入 油 中 ， 并 
在 SOC AY AREF Ih, RGR HH, 
与 标准 色 板 对 照 ， 用 肉眼 观察 其 表面 
的 颜色 。 如 在 浸 过 的 制 片上 发 现 绿 


色 、 黑 色 、 棕 黑色 或 钢 灰色 斑点 和 小 | 


零件 或 汽油 机 系统 零件 腐蚀 的 活性 硫 
化 物 或 元 素 确 。 

Af copper number -- 定 量 的 纺 
织 材料 能 使 氧化 铀 还 原 成 氧化 亚 铜 的 
量 ， 以 Cu 计量 ,以 克 为 单位 。 

itik statistical assumption 
关于 一 个 或 多 个 随机 变量 未 知 分布 的 
假设 。 如 果 随 机 变 基 分 布 形 式 已 知 ， 
而 仅 涉及 分 布 中 的 未 知 参数 的 统计 假 
设 ， 称 为 参数 假设 。 检 验 统计 候 设 的 
WH, RAKE, RSH HE 
的 过 程 ， 称 为 参数 检验 。 

SIT ROE statistical test 
ALE PRES Re. # 
用 的 检验 方法 有 1 检验、 下 检 验 . x? 


检验 和 : 


RE. 柯 尔 莫 一 洛 夫 检验 法 、 秩 和 
检验 、 符 号 检验 等 . 在 分 析 测 试 中 ， 
用 上 上 述 这 些 方法 来 检验 异常 值 、 系 统 
kE., HERR. WEAH 
布 类 型 、 校 十 曲线 的 意义 和 线性 范 
EH. 

Sit Mi st HEE EK 
simulation spectrophotomeiry 是 以 随 
抽 因 素 的 概率 分 布 为 理论 基础 ， 用 有 
限 但 足够 的 实验 数据 建立 混合 体系 分 
光 光 度 测定 的 数学 模型 以 对 实际 样品 
进行 数字 模 所 的 分 光 光 度 分 析 方 法 。 
统计 模拟 分 光 光 度 法 的 应 用 一 般 分 为 
Se. Be, 建立 数学 模型 :其 次 十 


statistical 


| 产生 模拟 数据 ， 根 据 所 构造 的 模型 即 


可 在 计算 机 上 算出 诸 组 分 含量 详尽 组 
合 的 模拟 样品 深 沪 的 吸光 度 ， 存 入 计 
算 机 供 测定 未 知 样品 含量 用 ; 最 后 测 
BARR GMD SEH, KEME 
未 知 样品 在 m TE Ab By Be I, 
即 可 用 主 组 全 检索 法 准确 、 快 速 、 方 
便 地 找 出 未 知 样品 各 组 分 浓度 。 这 种 
方法 威 少 了 算 阵 求 逆 的 计算 ,但 前 期 
工作 量 大 ， 且 常 带 有 -… 定 经 验 性 。 目 
前 此 法 已 被 用 于 两 组 分 和 三 组 分 的 药 
Dot. 

统计 权重 statistical weighting 在 
原子 内 部 ， 由 于 电子 的 轨道 运动 与 自 
旋 运 动 的 相互 作用 ， 司 得 岗 一 光谱 项 
中 各 光谱 支 项 的 能 级 有 所 不 同 。 每 一 
个 光谱 支 项 及 人 包 舍 着 【2J+1) 个 可 
能 的 量子 态 。 尖 有 外 加 磁场 时 ， 由 于 
RTE Fb RASS EA, E 
SPAR (25 41) 个 子 能 级 ， 
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(2J+1) 条 谱 线 , Oye sel, Æ 
ATID, CRES BR PHBA 
的 强度 比 : 

统计 推断 
据 样本 的 测试 结果 ， 对 样本 源 白 的 总 
体 的 某 个 成 某 些 特 秆 从 统计 上 进行 排 
i. 包括 参数 合计 与 假设 检验 ， 前 背 
FLT REL hi a? fe REL A. 根据 样 
本 数据 居 计 总 体 傅 数 的 值 ; 后 者 是 根 
据 样 本 数据 来 检验 关于 总 体 参 数 的 候 
设 、 以 判断 总 体 分 布 是 在 具有 指定 的 
特征 ， 

MSS ETRE cylindrical mirror ana- 
lyzer; CMA FERRE. OE 
由 两 个 同 轴 殴 简 组 成 ， 外 简 加 负电 
压 ， 内 简 接 地 。 扫 撕 上 电压 释 加 于 分 析 
ee Pa A Be, PE LRM SR HS 
两 轿 简 公共 轴线 放置， 治 空 心 内 图 简 
aA A Ae, 电子 受 减速 
场 减 速 后 穿 过 人 f1 狂 甸 ， 受 到 内 外 简 
之 间 径 向 场 作用 ， 相 同 能 量 的 电子 聚 
ATEO, REE ARM. A 
KAERT ARK TE BE AS 
Ha, ee At FA HE ARH FREE AX 
E, 但 其 能 量 分 辩 率 比 半球 形 能 量 分 
STARK... 

PKB projection miror 透射 电 
子 显 柚 镜 成 像 系统 的 部分， 投影 镜 
是 三 级 透镜 成 像 系统 的 最 后 一 个 透 
镜 ， 是 一 个 强 激 磁 、 短 聚焦 透 饶 ， 将 
中 则 镜像 放大 并 授 射 在 荧光 屏 或 照相 
底片 上 。 为 了 确保 成 像 系 统 有 足 侣 高 
的 放大 倍数 ， 投影 镜 应 提供 尽 可 能 大 
RAR. 


stalistical inference Hl i 


FE lens HAHH HDE. BE 
LAAT AA A A E 
E., PERK ae RRR ERIL 


和 件 . 透镜 有 两 个 不 同形 状 { 球 面 、 


非 球面 成 平面 ) 的 透 光 面 {经过 研 
BARMI, GERA AA 
SKEWE). ERIR TEJE A 
上 发 生 折射 ; 按 透镜 使 入 射 光束 会 票 
ot RTE RED hy SA A AAE 
镜 卫 大 类 【也 称 为 正 透 镜 和 负 透 
镜 ).。， 透 镜 有 的 主要 光学 参数 为 : BH 
的 曲率 半径 7 Ale, HELGE DD, h 
CHE d, aan (MR -波长 
3). ARB ff CRB BAER, 
负 透 镜 为 负 值 )。 透镜 可 单独 使 用 ， 
在 复杂 、 高 质量 光学 系统 中 则 有 多 块 
不 同 的 透镜 联合 工作 ， 获 得 高 质量 光 
学 效果 。 

BE BEBE ASE magnification of 
jens ”透镜 使 光线 转折 因而 可 以 使 物 
体 成 像 ， 高 度 为 的 物体 经 透镜 形成 
BRA A AE. ABR A ARK 


4, LLB = A RR BAB MAK 


( 即 在 垂直 透镜 光 轴 方向 度量 的 放大 
率 )。 在 光学 中 ,还 可 让 光 轴 方向 度 
量 透 镜 的 放大 率 、 称 为 纵向 放大 率 
ai 也 可 以 光线 经 过 迁 镇 折射 和 前、 后 
的 角度 关系 表达 透镜 的 放大 率 . BH 
FARA y。 这 三 个 改 大 率 表达 ， 各 
有 用 处 ; 对 同一 对 物 点 和 像 点 ， 可 以 
DEAR ay =8.. 

if BY a 
当 电 于 东 照 射 样品 时 ， 电 子 束 会 产生 
散射 获 应， 包括 弹性 散射 和 非 弹性 散 
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St, REF ie Las, REST A 
子 就 可 以 穿 过 样品 构成 背景 ， 而 像 的 
村 度 则 取决 于 样 邑 各 部 分 对 电子 的 不 
辕 散 射 特 人 性、 在 透射 电镜 中 主要 利用 
透射 电子 米 成 像 ， 因 此 ， 透 射电 镜 要 


求 的 样 屿 比较 注 ， 这 样 才 可 以 使 比较 


SHA PORE RRR A EE 
的 图 像 . 

Be SN A OS RE transmission 
electron microscope; TEM 一 种 以 波 
KERAHE RYE fy e 
BRRRE AHA RRMA A 
Sy EAR A A T 
RE VA ARAL ALAS 
的 电子 构成 背景 ， 而 利用 样品 各 部 
分 对 电子 的 不 同 散 射 特 性 来 构成 衬 
度 。 一般 透射 电镜 由 电子 光学 系 


统 、 电 源 和 控制 系统 和 真 宅 系 统 三 | 


部 分 组 成 。 企 各 种 显微镜 中 ， 透 射 
电子 显微镜 性 能 最 高 ， 广 泛 运 用 于 
微观 分 析 当 中 。 一 般 透 射电 镜 具 有 
100 万 售 以 上 的 放大 能 万 ， 可 以 观 
察 到 品格 结构 。TEM 不 仅 可 以 观察 
样 喇 的 形 儿 和 颗粒 大 小 ， 还 可 以 利 
用 电子 入射 判断 晶体 结 梅 以 及 利用 
能 谱 进 行 微 区 的 戌 分 分 析 ， 是 纳米 
材料 研究 的 最 有 效 工 其 之 一 。 

透射 电子 像 
electron 在 X 射线 微 区 分 析 中 利用 
透射 电子 信号 构成 的 显 微 扫 措 畴 像 。 
在 分 析 中 ， 用 电子 束 扫描 样品 表面 的 
一 定 区 域 ， 甩 时 用 探测 到 的 背 散 射电 
子 信 和 号 来 调 往 天极 射 线 管 的 亮度 ， 得 
PURE A AS oh. OR 
电子 像 有 两 个 目的 : 第 一 ， 它 是 配合 


image of transmission 


X 射线 分 析 而 对 样品 表面 物质 进行 的 
一 种 辅助 观察 手段 。 第 二 ， 反 描 电 子 
显微镜 的 透射 电子 像 与 透镜 成 像 法 形 


:成 的 像 有 不 同 的 特点 。 


透射 率 transmittance Fh RR BEE 
度 , 简 记 为 了， 当 一 东平 行 的 单 色 光 通 
过 任何 均匀 AE i ATA AR ee a 
体 介 质 时 , HERE BE 与信 射 光 
的 强度 J 之 比 , 称 为 进 射 率 或 透 光度 ， 
并 常 以 百分数 表示 有 百 分 之 多 少 的 光 
Sixt, 即 
ror x 100% 

透射 率直 接 与 试 样 特性 有 关 。 对 某 … 
具体 试 样 ,透射 率 不 但 与 透 光 试 样 的 
PERE 光 行 程 长 度 ) 有 基 , 且 还 是 人 射 
SEE TE BY PA. 因此 ,不 同 物质 对 则 
一 波长 入 射 光 的 透射 率 不 问 ,同一 物 
质 对 不 同 波 长 人 射 光 也 有 不 同 
eH 

SERBS AF transmission scatter- 
ing electron ”高 能 电子 人 射 固体 样 
唱 ， 与 原子 核 和 核 外 电子 发 生 弹 性 
ALTE ECE CAT. ASR AE 
BE LG AS E OS A A Oha 
过， 将 有 相当 数量 的 人 射电 于 能 名 


| 穿 透 样品 而 被 装 在 样品 下 方 的 电子 


检测 器 所 检测 。 这 样 检测 到 的 透射 
电子 中 ， 除 了 能 其 不 变 的 弹性 散射 
电子 外 ， 述 有 各 种 不 同 能 量 损失 的 
非 弹性 散射 电子 。 

ME SHAE SRK transmission topogra- 


| phy AFA ALES X 射线 为 人 射 辐射 ， 测 


定 透射 X 射线 强度 ， 进 而 了 解 晶体 
RBA RA. BESS ee 


680 tu RENA 


ZRA (Lang topography), H 


特点 大 非 破 二 性 ， 而 及 所 研究 的 品 体 


可 以 大 到 Sem LAE, RRS ATA 
宽大 块 晶体 中 缺陷 的 分 布 、 组 态 等 ; 
MAER K, ARR 
E RIE Se A AE XR TAR A AB 9 Z 
Sh. E JRA ES EAE 
aot, 480k, E, PRS E 


长 带 、 长 程 应 力 场 等 ， 是 X 射线 形 ， 


SA ts FAR AER 

突变 作用 mutation 
一 种 明显 的 可 遗传 的 变化 ， 通 常 指 单 
个 基因 的 变化 【点 突变 ) ， 也 适用 于 


由 DNA 复制 错 谋 引 起 的 突变 ， 称 为 
BARRE; 另 一 种 是 因 物 理 或 化 学 作 
FRI EF PAE AS Se, BR 
变 。 罕 变 可 使 遗传 发 生变 异 ， 从 而 产 
生 有 利于 生物 进化 的 演变 ， 重 同时 也 
会 产生 有 害 的 突变 。 如 染色 体 改 变 ， 
Sik SE bw le FR BOR, 或 
DNA 的 一 个 核 甘酸 成 为 男 -- 个 核 存 
R, — DR + Aa | fe 
相应 的 信使 RNA 的 变化 等 。 

HES normal line # X HES 
光 光 谱 学 中 , 由 满足 选择 定 则 的 电 
TREER. AAR% F 
跃迁 可 以 非常 简捷 地 用 能 级 图 表示 
而 得 名 。 

BA 4b FF image treatment 在 电 
镜 中 对 所 得 到 的 电镜 数字 图 像 进行 的 
姓 理 。 因 为 电镜 的 成 像 信息 是 来 自信 
射 咏 学 和 物质 棚 鹅 作用 所 产生 的 各 种 
信息 ,而 入 射电 子 又 其 有 - - 定 的 波动 


te BR | 


低 图 像 质 量 的 因素 以 及 在 镜 简 和 显 像 
管 中 电 子 束 扫描 的 非 线 性 等 ， 都 使 图 
像 质 时 降低 ,为 了 改善 图 像 质 量 应 进 
tT AAR At. 图 像 处 理 主 要 和 包括: JL 
PT E AEE: WA BR HLR E Sh Ag Me 
音 ; CHE RARE ee RS ea 
HERE: PARRER; 改善 


| FRAZER SE 


FARA SE image aberration EE 
镜 中 上 电子 像 与 实际 样品 的 几何 形状 的 
失真 。 图 像 的 畸变 在 某 种 程 供 上 是 电 
镜 本 身 所 固有 的 ， 例 如 在 镜 简 中 和 显 


| 像 营 中 电子 束 扫 描 的 非 线 性 等 均 会 造 
REER. KEER, -HE | 
| 计算 机 等 处 理 来 纠正 。 


RERE. X TERRE, ih 


涂 壁 毛细 管 柱 wall coated open ta- 
bular column; WCOT #2 A TRE 
E oF it Pl ane AE ee 
相 进 行 分 离 的 色谱 柱 。 长 度 约 为 
10~100m, A#0.1~0.8mm, # 
膜 厚度 0. 15 ~Sym, MEAE ERE 
相 比 ， 其 分 离 效率 高 ， 分析 速度 
R, 样品 用 基 少 ， 应 用 广泛 。 但 由 
十 样品 俩 闸 量 较 小 ， 经 常 需 采 用 分 
流 进 样 技术 ， 对 定 基 的 准确 度 有 一 
定 的 影响 。 

涂 布 器 ”spreader 又 称 铺 层 器 。 
HARER- HRE, FIMA 
动 两 大 类 型 ， 主 要 用 于 薄 层 色谱 。 利 
用 它 可 将 吸附 剂 或 其 他 要 铺 薄 层 的 物 


| 质 制 成 的 兹 状 物 均匀 地 平 铺 成 


WER. 


涂 层 毛细 管 coated capillary 在 


| ASR RAR (MRA 
性 ， 加 之 在 成 像 坟 程 中 还 存在 各 种 隆 


Ri, ECS) 的 毛细 管 。 


Bt tu 6s? 


RR 为 了 对 毛细 管 政 性 ， 


coal 


EERE ae RK 如 聚 丙 ; 


BAA RE ERN. 
PERE coating efficiency 
BCS RAE, Bie REM 
柱 的 柱 效率 达到 理论 值 的 程度 ， 以 


. h 
Ce (%) 来 表示 Ce = x 100% , 


AF, An eC RMR, AE | 


最 小 板 高 ， 对 十 典型 的 WOOT 柱 Ce 
在 20 名 - 60%， 对 SCOT 柱 Ce 为 
40% ~ BOG . 

土壤 饱和 含水 量 
moisture capacity 土壤 中 的 孔 院 全 
部 都 充满 水 分 时 的 土壤 含水 和 量 ， 其 
中 包 会 重力 水 。 它 代表 土壤 最 大 的 
SK AB. 十 壤 饮 和 水 对 确定 改良 
盐 汪 土 时 的 洗 者 定额 和 计算 出 水 率 
(HEKE = fe AK - 田间 持 水 量 ) 
以 及 设计 排 渠道 等 都 有 重要 意义 。 
A ay EHTNE ie + 
水 。 也 有 用 土壤 总 孔隙 度 来 代 圭 土 
壤 饱 和 含水 量 , AHAA RE 
E, LESH RARE. BH 
NER. 

土壤 采样 “soil sampling 为 进行 
土壤 的 化 学 和 物理 分 析 测 定 而 采集 
土壤 样品 前 方法 和 操作 ,主要 包括 
Fe PPAR AS ALR EB AE. hF 
土壤 自然 条 件 . 类 型 及 污染 情况 和 
研究 目的 不 何 , 采 样 方法 也 不 和 间 。 
就 布点 而 言 , 有 对 前 线 法 ,梅花 形 
法 .棋盘 式 法 和 蛇 形 法 ( 见 右 图 ) 。 
采集 土壤 样品 的 时 间 和 数量 , 则 视 
SPAR A TE. 


也 称 


soil saturated i 


| 多 的 情况， 


采样 布点 法 


(a) AAA RR. 适宜 于 污水 或 受 污 
水 淮 溉 的 上 时 上 岂 的 进 水 口 向 对 角 钱 引 一 射 
线 , 并 将 此 射线 划分 为 3 等 份 ,在 每 等 份 的 
中 央 点 作为 采样 点 ， 棚 据 田 块 和 地 形 条 
件 , 可 作 适 当 变动 ， 

(b> HEERE: 适用 于 面积 较 小 、 
OS A, HAS ISARA, AT 
5 -10 个 采样 点 。 

(ec) 棋盘 式 采 样 法 适宜 于 中 等 面积 的 
j 扎 ， 地 势 平 坦 地 形 完 整 ， 但 土壤 较 不 均 
ARO NE ORR A, 

(d) EFRA: 适合 于 面积 较 大 
REAVHEM TBO OH mee 
REM REG. 


RRS soil sampler 采集 土壤 
样品 的 器 械 。 种 类 很 多 ; 采集 农 地 或 
芒 地 表层 土壤 样 总 ， 可 用 小 型 铁 锌 ; 
研究 土壤 一 般 物 理性 质 ， 如 土壤 容重 、 
LRE KRES, AAJ. 
BABE Oe, FORJ, 
BEAR Som 左右 。 最 
常用 的 采样 工具 是 土 销 ， 土 销 分 手工 
操作 和 机 械 操 作 两 类 ， 都 是 使 销 体 进 
人 一 定 深 度 的 土壤 ， 然 后 将 十 柱 提 上 ， 
平 放 观 察 ， 按 需要 切割 来 样 。 

士 壤 分 析 soil analysis 用 土壤 学 与 
物理 、 化 学 和 生物 学 相 结 合 的 理论 和 
技术 ,注定 土壤 的 物理 、 化 学 、 矿 物 
学 、 微生物 学 、 酶 学 和 肥力 的 组 成 及 
性 质 的 技术 和 方法 。 土 壤 分 析 为 土壤 
学 研究 以 及 与 作物 生产 、 净 化 环境 有 


， 关 的 土壤 管理 提供 必需 的 信息 。 土 壤 


AEE ASM. SA. Se 


定 ， 有 有 时 还 和 再 要 测定 土壤 的 有 效 营 养 | 
成 分 的 含量 。 广 文 的 土壤 分 析 还 包括 | 


土壤 水 、 灌流 水 和 生长 才 上 壤 中 的 各 


类 植物 的 组 分 特别 是 营养 成 分 的 
KBE. om; 0 是 渗透 量 ，ml; 5 是 渗 


| MOT a, om’; + BB wea, 


分 析 。 
土壤 空气 测定 determination of soil 
air 土壤 中 N. O. CO. CH, 和 NO 


等 各 种 气体 ， 总 称 汶 土壤 空气 ,它们 | 


一 般 人 以 和 白 由 态 、 吸 附 态 和 溶解 态 存 在 。 
土壤 窗 气 的 数 是 、 组 成 及 其 更新 对 盾 
物 生 长 、 土 壤 中 的 生物 学 和 化 学 过 程 、 
养分 的 转化 与 有 效 性 以 及 对 环境 都 有 
EHEH., tS Ue EE 
气 的 容量 、 组 成 和 通气 性 强 弱 的 测定 , 
室 气 的 容量 取决 于 土壤 颗粒 的 排列 状 
襄 和 含水 量 ， - 般 采 用 士 壤 密度 和 容 
Bit BLA SLR EE GR KL 
隙 度 求 得 。 测 定 空 气 组 成 的 方法 有 气 
量 法 和 仪器 分 析 法 〔 如 气相 色谱 法 ) 。 

土壤 毛细 管 持 水 最 aoil capillary 
water holding capacity + BEY fa] Be 
FURST RS AREAS. Ea Bib 
EIKAAS, MBAR MK, HIE 
持 水 量 等 不 同 ， 受 外 界 因素 的 影响 较 
大 - 一 般 认 为 ， 毛 细 管 水 的 上 限 相当 
于 饱和 和 水， 而 下 限 接近 于 薄膜 水 。 这 
个 范围 内 的 水 分 ,依据 其 在 毛细 管 中 
存在 的 状态 ， 可 分 为 毛细 管 支持 水 、 
EAR AMER RE K. EAE 
水 的 移动 速度 和 商 度 与 土壤 毛细 管 直 
径 育 关 ， 土 壤 毛 细 管 桂 水 量 可 用 环 刀 
EME, SLATER, 

LIEBE RR soil permeability 
coefficient -+ Hi BRAK (m-e 
cm » min!) TA BRAS A Rat 


iH, B 
p10 Q-k 
Set- H 


AP. HERKEZE, com; L Æti 


min, 土壤 水 分 的 运动 还 与 温 麻 有关， 
为 了 便于 统一 对 比 ， 通常 都 按 OT 
时 的 结 娄 为 基准 ， 不 在 10 蕊 时 所 得 
的 渗透 蔷 数 要 按 哈 鲍 公 趟 进行 换算 
K, 
Ko = 0740.03 xt 

AP, Kf (OC BT ABR RR, 上 是 
aM HRS, Pi AC; K 是 温 
FEA STB ER: 0.7 A0 03 是 
ARRA. MES ARATE, Æ 
AR Ae LAB a, KR 
状 土 在 室内 进行 测定 有 原状 主 柱 法 及 
环 刀 法 。 上 土壤 渗透 系数 是 研究 水 分 运 
动 规律 、 治 浙 排 水 和 水 土 保持 的 基本 
Sw. 

土 填 水 分 常数 soil water constant 
反映 土壤 水 形态 和 性 质 的 转变 点 的 几 
个 特征 性 含水 基 。 在 一 定 程 度 上 也 皮 
菊 相 当 的 土壤 水 量 水 平 。 各 个 土壤 水 
分 常数 的 含水 量 值 主要 决定 于 土壤 的 
质地 和 和 扎 踪 状况 ， 较 普 记 应 用 的 士 壤 
水 分 常数 有 有 ; BARE (HEA 


| RERI), WEAKER CER 


BAM). EARE. BAK 
量 和 人 饱和 含水 基 等 。 

土壤 水 分 监测 soil moisture moni- 
土壤 中 各 种 溢 态 水 分 的 测定 ， 


toring 


， 有 有 时 还 包括 冰 和 一 部 分 矿物 结晶 水 在 
| 内。 监测 方法 有 采样 法 、 床 位 法 和 航 


+ tu 683 


RER. 采样 法 包 数 是 采样 到 室内 测 
定 ， 也 有 在 田间 采样 速 调 的 ， 测 定 方 
HAMA., ， 酒 精 燃 烧 法 、 红 外 光谱 
法 ， 近 红 光 谱 法 等 。 原 位 监测 法 是 利 
用 仪器 设备 直接 在 田间 测定 土壤 含水 
H, 测定 方 法 有 中 池 仪 法 、Y 射线 
FA, AERE, JTE., ABATE 
RHE. SAS. BRB 
ATESA BE ROR, 
#2 Fz SY oY oh Re BOOK fe M E R 
kE, 

土壤 田间 持 水 量 soil field capacity 
BERF, TIKARE LRR 
的 最 大 水 量 。 以 上 壤 质 量 {或 容积 ) 
RKT. 应 用 田间 持 水 量 的 数据 
Tit SMe RRR tE CM 
thm’ 的 耕 层 ) ABR Ak. M 
水 定额 或 排水 定额 。 以 田间 床位 原状 
条 件 下 的 小 区 淹 灌 法 为 标准 方法 ， 其 
余 方 法 所 得 结 困 应 与 之 比较 ， 以 确定 
适用 与 否 。 常 用 的 测定 方法 有 小 区 淹 
ME., SAU. LHE, t 
壤 吸 力 OKA) 测定 法 、 FEH 
面 法 等 。 

土壤 田间 最 大 持 水 量 maximum 
soil filed capacity HLE EHE 
所 能 保持 的 毛细 管 量 着 水 的 最 大 量 。 
CREM MB KS EH 
TRA kE. RU 
REA BS Kk BW BBLS xk Æ 70% 
左右 【稻田 除外 )。 就 是 说 土壤 中 的 
舍 水 量 保 持 在 田间 持 水 量 和 最 佳 有 效 


含水 量 之 问 时 ,最 适合 植物 生 | 


长 发 育 ， 
土壤 污染 监测 


soil pollution moni- 


toring 对 土壤 中 各 种 金属 、 有 机 污 
an. RG SRR. 污染 水 
FARE., Fe RAT H 
测 活 动 。 土 壤 污 染 的 优先 监 浏 应 是 对 
人 群 健康 和 维持 生态 平衡 有 重要 影响 
的 物质 WE B.A. m 
4h. HH. E E MeH, ABS 
元 素 和 无 机 污染 物 ; GM. ASL 
ANARH., SHB. FARRE, 
SACLE RAE DERM, 由 类 
E., RAE PSK S| ARE 
HAWES, FPA AE 
类 污染 物 在 实验 室 用 重量 法 、 容 量 
法 、 化 学 法 或 仪器 法 进行 测定 ; 细菌 
和 病毒 用 生物 检测 方法 进行 测定 。 土 
壤 污 染 监 测 结果 对 掌握 土壤 质量 状 
况 , 实施 土壤 污染 控制 防治 途径 和 质 
量 管理 有 重要 意义 。 

土壤 营养 成 分 测定 determination 
of soil nutrients 土壤 中 可 被 植物 吸 
收 利用 的 养分 称 有 效 养 分 ， 分 析 它 的 
目的 在 于 评价 和 监 调 土壤 取 力 【 养 
分 ) 水 平和 动态 , 测定 法 有 生物 和 
微生物 学 方法 、 化 学 淄 提 法 和 物理 化 
学 法 等 。 微 生物 学 法 开始 用 于 碰 、 
血 、 辆 、 镁 和 几 种 微量 元 素 的 测定 ， 
现 广 证 用 于 质 的 矿 化 量 研究 。 土 壤 昔 
FRA eA C OL H, N, 
P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Mo, 
Zn, Cu, B, Cl 16 种 元 素 。 化 学 
BREEAM PIER (H) 
温 提 土壤 ， 并 测定 “可 浸出 的 ” 养 
分 。 早 期 所 用 的 温和 提 剂 是 模拟 植物 根 


| AMS, Mt 


养 的 研究 进展 ， 逐 新 演变 为 用 某 种 浸 
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HAERA OY BE, 或 运 
HATAR. IHRE. 
FA. BAN., Abe ask PE eR 
等 技术 ， 只 要 它 的 测定 值 与 植物 吸收 
养分 量 :或 产量 } 有 很 好 的 相关 性 
即 可 ， 森 一定 要 求 出 植物 吸收 其 的 弧 
对 值 。 这 些 营 养 元 素 的 测定 主要 用 仪 
Sear th AK EOC, To Rot 
42, ICP-AES., ICP-MS. ff 44> GF 
仪 等 。 

土 坟 有 机 质 测定 ”determination of 
organics in soil 土壤 中 所 有 有 机 物 的 
总 量 测 定 。 测 定 土壤 有 机 质 的 方法 很 
多 ， 主 要 是 通过 测定 土壤 中 有 机 质 氧 
化 后 释放 出 的 CO, 量 、 碳 氧化 时 消 
耗 的 氧化 剂 的 量 、 或 在 350 ~ 400 
低温 灼 烧 后 的 碱 基 来 确定 土壤 有 机 质 
Aye ft. AY HAP Be oe fe 
壤 中 有 机 质 ， 测 定 碳 和 氧化 时 消耗 的 氧 
化 剂量 的 方法 有 : C) 外 加 热 法 ， 
即 在 170 ~ 180% 者 沸 Smin， 氧 化 率 
A 90% -~ 95% ， 是 我 国 通用 的 常规 
分 析 法 ; (2) 水 合 热 法 ， 国际 上 常 
用 前 方法 ， 最 高 氧化 温度 为 120 
AH. Mth eH A 60% ~ 86% 之 间 ， 
LR SS ROR F 
ANS ~TI% FH. WAFHE 20 ~ 
30% 室温 条 件 下 进行 ， 重 现 性 好 
(3) 比 鱼 法 ， 一般 用 于 土壤 有 机 质 
的 快速 测定 ; {4) 低温 灼 烧 法 ， 适 用 
于 有 本 质 含 基 少 的 沙 质 土壤 。 

LIRPRMRA WR determination 
of nitrogen in soil 土壤 中 的 总 氨 利 有 
效 握 的 含量 是 常规 分 析 项 目 ， 此 外 ， 
速效 所 REA, MEANE REE 


农业 生产 和 植物 营养 分 析 中 的 重要 指 
标 。 全 氨 含 量 测定 有 杜氏 法 和 凯 氏 定 
Rik; 有 效 氮 的 标准 方法 是 微生物 分 
解法 ， 化 学 法 作为 一 种 速 测 方 法 ; 确 
态 氨 的 测定 可 用 酚 一 磺 酸 比 色 法 、 还 
原 菩 狗 法 、 硝 酸根 电极 法 ; 在 土壤 中 
ASR eM a REE. HH 
%. ARENE. RRR 
E. PRR. 直接 蒸馏 法 、 氨 电 
Bike. Ab, LSTA 
测定 中 应 用 越 来 越 普遍 ， 包 括 流 动 注 
射 分 析 和 繁 外 分 光 光 度 法 、“N 同位 
素 标 记 质 谱 测定 法 等 。 

土壤 中 全 碰 total phosphorus of soil 
PEERAGE., We ee 
AAPL RAAS, APES 
Ca, Mg, Fe, A 等 形态 结合 的 磷酸 
ik; APL SPS. RR. RY 
主 ， 此 外 还 有 少量 吸附 态 和 交换 态 
BR. 农业 生产 中 还 常 分 析 有 效 嫩 的 含 
量 。 测 定 土壤 中 磷 的 主要 方法 是 礁 钼 
EAE RS a. 

土壤 自然 含水 量 aoil moisture + 
二 水 分 大 致 分 为 化 学 结合 水 、 吸 湿 水 
和 自由 水 三 类 。 自 由 水 是 可 供 作物 利 
用 的 ; 吸湿 水 是 土 粒 表面 分 子 力 所 吸 
附 的 单 分 子 水 层 ， 只 有 在 转变 为 气态 
时 才能 摆脱 土 粒 表面 分 子 力 的 吸附 ; 
而 化 学 结合 水 却 要 在 600 ~ 700 F 
才能 脱离 土 粒 。 土 壤 水 分 含量 的 只 
少 ， 直 接 影响 土壤 的 固 、 BR. ASA 
比例 ,以 及 土壤 的 适 耕 性 和 作物 的 生 
长 发 育 。 

土壤 自然 省 水 重 测定 determina 
tion of soi] moisture 在 野外 采取 的 新 
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鲜 土 壤 样 本 中 ， 都 含有 一 定 其 的 水 
+, 其 中 除 含有 吸湿 水 以 外 ,还 会 含 
AMR, GK. Pe 
型 和 数量 ， 要 依 采 样 当时 的 自然 环境 
和 会 水 的 状况 而 定 ， 一 般 将 这 种 不 定 
态 的 土壤 水 分 舍 量 称 为 自然 含水 量 ， 
RHE SK. WEERA Ka 
方法 有 多 种 ， 常 用 的 方法 有 : (1) 


烘 干 法 ， 称 取 一 定量 样品 放 入 已 知 质 
SMR, A + 


BABA. Æ 105- 10°C 烘箱 内 
HEEE, MRR HEA TRA 
冷却 后 ， 称 量 ， 这 是 测定 土壤 含水 量 
的 通用 方法 (2) 红外 线 法 ， 将 样 
品 放 在 红外 线 灯 下 若 改 水分， 迅速 烘 
F. Mee KS, 方法 快速 简便 ; 
(3) 酒精 燃料 法 ， 用 酒精 在 样品 中 
Mike, HKARRBR, SHBG 
2min， 很 适合 田间 测定 。 

LMR KS FAKE soil maxi- 
E, At RRA AMAT ARR 
持 的 最 大 水 量 ， 亦 即 薄膜 水 舍 量 。 它 
与 土壤 的 矿物 组 成 、 分 散 度 、 腐 殖 质 
和 水 溶 盐 等 因素 有 关 。 测 定 土壤 最 大 
分 子 持 水 量 ， 可 为 确定 土壤 中 植物 能 
利用 的 水 分 常数 及 盐 土 地 区 临界 水 时 


参考 。 目 前 ， 釉 性 土 的 最 大 分 子 持 水 | 


量 的 测定 ， 大 多 根据 薄膜 平衡 的 原 
理 ， 利 用 样品 与 滤纸 之 间 毛 细 管 方 和 


分 子 力 的 相 下 作用 ， 除 去 超出 最 大 分 | 


子 持 水 基 的 其 余 水 分 ， 剩 余 的 土壤 水 
分 会 量 即 是 所 需 测定 的 土壤 最 大 分 子 
kE. 

DRAGER soil maximum hy- 
goscopiciy 风干 状态 的 土壤 ， 置 于 


| 饱和 的 水 燕 气 四， 士 粒 周 围 所 能 保 
| 持 的 最 大 数量 水 汽 分 子 的 水 叫 最 大 
吸湿 水 ， 其 含量 称 最 大 吸 深 量 。 土 


壤 最 大 吸湿 重 与 土壤 质地 和 有 机 质 
SHAA. HRMS, AP 
RERA., 土壤 最 大 吸湿 水 含量 就 


: 越 高 。 通 过 土壤 最 大 吸湿 水 的 测 


定 。 可 以 间接 地 算出 土壤 的 润 袭 湿 
E. ERR A RAK 5 tR 


+, RRS SARK EK H 2 
i: 重 壤土 为 1.5 Hs 黏土 则 为 
125%. 测定 土壤 最 大 吸湿 水 对 
掌握 适宜 的 灌流 时 间 是 很 重要 的 ， 
测定 方法 一 般 可 用 10% =H, SO, 溶液 
测定 法 戌 饱和 KS50, 法 测定 。 

tE tween 商品 和 名， 一 类 非 离 
FRAME. BALM (n) 失 


: 水 山梨 醇 单 (多) 琵 。 根 据 分 子 中 
mum moisture capacity ”吸附 在 土 粒 表 | 


案 氧 乙烯 链 n 的 长 短 和 形成 醒 时 的 酸 
的 不 同 ， 分 为 不 同 的 类 型 ， 如 ; RA 
乙烯 (20) KU = we 
称 为 tween-20; RAZE (20) 失 水 
LU SHEEP ER AREY tween40; BES, 
之 是 (20) kki R I 
BEA tween-60; FRM ZH (20) 先 水 
UL SAF A A A BK tween-80; WA 
ZA (5) 失 水 山梨 醇 单 油 酸 酯 称 为 
tween-81 等 。 

退 卷 积 deconvolution 一 种 数学 
处 理 方 法 ,作用 在 于 : (1) ER 
MOAR ATR SRR, on 


| XARA. 分 析 器 增 宽 等 ; (2) 


通过 对 谱 的 退 卷 积 以 除去 能 量 损 矢 
AR. MAT Litt RPL 
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进行 处 理 。 
iB fm tt 
Poy aa Fil SAC I da ik PEE EE 


E, 定义 比值 : p= i lo, 式 中 i 
f aly, L, = dz [ Wh Be A tet %& 


Cad]. ASIC AAR ICT. p 值 在 
0-0.75 ZE SABE RE 
At, p 值 在 0 ~6/7 之 间 。 

褪色 光 魔 法 discolour spectropho- 
tometry ALA eR oe 色 反 应 
体系 颜色 的 寝 色 作 用 ， 根 据 加 入 被 测 
组 分 前 、 后 体系 吸光 度 碱 小 的 程度 与 
被 测 组 分 浓度 的 关系 ， 实 现 被 测 组 分 
定量 测定 的 方法 。 

FERR phagocytic lumines- 


cence 吞 风 细胞 后 发 生 一 系列 的 代 | 


谢 过 程 ， 通 过 氧 的 部 分 还 原 产生 一 织 
高 反应 能 力 的 杀菌 物质 。 用 液体 闪烁 
计 测 量 发 更， 与 呼吸 爆发 相伴 随 的 大 
MRS, RRR 
BARRI PP ee am we 
的 主要 吞噬 细胞 ， 它 移动 活 小 ， 局 部 
组 织 发 生 急 性 炎症 时 ， 能 够 迅速 穿 过 
毛细 血管 进入 组织 中 吞噬 异物 在 防 
御 感 染 中 起 着 重要 的 作用 。 嗜 中 性 白 


细 隐 于 史 畦 粒 物 质 产 生活 性 物质 ,能 | 


BA BUR, FEMA LEE 


和 脂肪 酸 筑 化 ,产生 激 发 态 ， 退 激 时 | 
PEA. FOR RMR EAB: 
， 往 会 给 色 谱 分 析 带 来 麻烦 ,如 气泡 进 


医学 工作 者 的 关注 ， 用 发 光 指 标 可 以 
评价 机 体 的 免疫 功能 。 

AHM phagocytic index ”分 两 
种 : (1) 检测 活体 内 单 核 吞 噬 系 统 
活性 的 一 种 方法 。 它 通常 用 一 个 常数 
KERE, RSM wR 


depolarization ratio Hyb | 


| ARRAS, JARA AY M a AR R E 


(2) 该 术语 也 用 于 体外 吞 哄 能 力 的 
各 种 检 调 方法 : 

拖 昆 峰 iailing peak 指 色谱 峰 形 
状 前 沿 陡 靖 而 后 沿 拖 尾 的 不 对 称 色谱 
峰 。 它 是 色谱 分 析 中 经 常 出 现 的 蜂 
形 。 在 分 配色 谱 读 中 ， 如 果 载 体 表面 


| FATE A. HEA 


盛 进 样 方法 不 当 等 都 会 出 现 拖 尾 峰 。 
在 吸附 色谱 法 中 ， 如 果 吸 附 等 温 线 为 
非 线性 的 向 下 弯曲 的 郎 格 继 尔 上 吸附 等 
温 线 时 ， 则 在 进 样 量 超 过 一 定量 时 就 


| 会 出 现 拖 尾 峰 。 


ERAT tailing factor 是 用 于 评 
价 色 谱 杜 居 性 【活性 ) 或 情 化 程度 
的 一 个 参数 。 由 于 柱 内 存在 活性 部 
位 ， 其 表征 为 色谱 峰 的 拖 尾 和 响 启 值 
TR. TEARS FIR TE 10% 峰 高 处 
的 前 峰 宽 a 与 后 峰 寅 5 的 比值 ， 以 Te 


(%) 表示 Te = 4 x 100% . HRH 


子 还 可 用 于 描述 峰 的 不 对 称 程 度 。 不 
对 称 因 子 A, 也 用 来 描述 不 对 称 色谱 
HEREHERE 其 表达 式 


为 ats 


Tp) -aby 

脱 气 装置 degaser 在 液 相 色谱 
中 ,用 来 脱 除 流 动 相 尝 液 中 洲 解 气体 
的 装置 。 因 为 流动 相 中 的 党 解 气体 往 


人 检测 器 后 会 引起 检测 信号 的 突然 变 
化 ,小 气泡 慢 懂 村 集 所 形成 的 大 气泡 
进入 流 路 或 色谱 柱 中 会 使 流动 相 的 流 
速 变 慢 或 出 更 流速 不 稳定 ,致使 基线 
起 伏 。 所 以 ,流动 相 输 送 译 色谱 体系 
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之 前 要 先 脱 气 . 


脱氧 核 精 核 酸 电化 学 传感器 DNA | 


sensor 简 用 电化 学 转换 器 监测 DNA 


脱氧 核糖 核 醴 酶 deoxyribonucle- i 


ase;DNase —— Ph mi FR BY Ma ath Ai AH 
粮 核 酸 酶 . TE H A OR PA A A B l 
BARTER THE. RE TT BEA K BY 


| 


PRN Dt SNL A EA 
HE, WIES ERUN HA A RERE EDI 


DNA ÉR 3. SATER 
活 剂 ,在 pH 9.0 左右 表现 最 适 性 。 脱 
氧 核糖 核酸 酶 试验 ,用 于 提供 致 病 性 
金黄 色 葡 葡 球 菌 诊 断 的 推定 性 让 据 。 

AX SE BT aR 77 a 2 a 
ERLER. EF RAS 
《主要 & F gramineanmm il 
F. ceulmorum ) RI RAR ,化 学 名 
Ai 3a, 38, Tor, 15- Pu £5 A AE 
BR -9--9-A. BOK Ae ERA. 
HEARE H, CADER Pee 
EK, ERERR DR ERI 
PIR, ERR AR AX 
中 的 浓度 较 低 。 它 毒性 较 低 ,但 最 易 
ER. PAE FE or Br A ot BE SE A E 
最 高 。 基 中毒 症状 为 厌食 .呕吐 .消化 
道 发 炎 .白血球 下 降 . 白 尿 、 运 动 失调 、 
肉 脏 出 血 ,中 根 神 经 系统 细胞 变质 ,在 


deaxyni- 


vaenal 


细胞 生长 上 表现 出 抑制 蛋白 广 和 | 


DNA 的 合成 。 它 党 与 其 他 真 区 毒素 
同 存 ,从 谷物 和 饲料 中 分 离 出 来 的 哎 
吐 毒素 的 最 高 浓度 可 达 92 gg! 
一 艇 要求 动物 局 料 中 的 咀 吐 毒素 不 得 
超过 2pg g MARNA PHA 
EMIB perg a REER HE 


WA A A IB. E. AE £8 OB. 
HPLC .气相 色 诺 , 酶 联 吸 附 免 疫 .免疫 
亲 和 BE Ob. & OR OM tE- 
HPLC 法 等 - 

脱 质 子 化 分 子 multiply deprotonat- 
ed molecule Hy PPE ECM} RE 
Pak & A AS & th Oh BF 
[M-2H]" 表示 。 

PAH eee elliptical and cir- 
cular polarized light Bee ee 
‘a ie A AIRE, 如果 光 的 电 矢 
BMRB BE RES, ARK 
小 也 随时 变化 ,其 端点 的 运动 轨迹 是 
椭圆 , 则 这 种 偏振 光 称 为 椭圆 偏振 光 ; 
如 果 电 矢量 方位 不 断 族 转 MER 
大 小 却 不 变化 , 则 其 端点 的 运动 轨迹 
是 一 个 图 ,这 就 变 成 圆 含 振江 . 它 是 本 


， DRRR- MERES. AERE 
， 光电 矢量 的 端点 轨迹 椭 四 可 以 有 不 同 


的 取向 方位 ,其 长 . 短 的 比例 也 可 以 变 
化 ‘在 短 轴 长 度 等 于 0 时 , 叉 出 现 特 
SRAM IR BIE BER IE 。 
Me FT EE ee 
colored toys for resistance to saliva and 
perspiration ”对 于 有 可 能 被 儿童 放 人 口 
中 或 者 适用 于 佩戴 三 儿童 裸 絮 皮肤 上 
的 有 色 玩 具 需 要 做 唾液 汗液 色 牢 度 检 
测 。 通 常 采用 德国 标准 (DINS3 160) , 配 
制 一 份 碱 性 之 被 ,主要 成 分 为 NaHCO, , 
配制 … 份 酸 福 深 液 ,主要 成 分 为 NaCl 和 
TLRS, PR SRT SP NA EE AT 
酸性 济 液 ,然后 直接 接触 有 色 玩 具 , 在 
(4042) °C RIKER 2h, ABA 
EHE RUE" PANERAI EZ, 
RE" EAT 


testing of 
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外 标 法 extemal standard method 
色谱 分 析 中 的 -种 定时 方法 ， 它 不 是 
把 标准 物质 吉 入 到 被 测 样 品 中 ， 而 是 
在 与 被 测 样 号 相间 的 色谱 茶 件 下 单独 
测定 ， 把 得 到 的 色 谐 峰 面 积 与 被 测 维 
分 的 色谱 峰 而 积 进行 比较 求 得 被 测 组 
分 的 含量 。 外 标 物 与 被 测 组 分 同 为 一 
种 物质 但 要 求 它 有 -- 定 的 纯度 ， 分 析 
时 外 标 物 的 浓度 应 与 被 测 牧 浓度 相 接 
近 ， 以 利于 定量 分 析 的 准确 性 。 

SEM exotoxin 细菌 在 生长 签 
殖 过 程 中 分 说 到 菌 体 的 一 种 有 选择 性 
毒性 作用 的 和 蛋白质， 出 多 数 革 兰 阳性 
凑 和 少数 革 兰 阴性 兰 产 生 . 

外 可 电位 ”applied potential 一 个 
电解 池 中 两 个 电极 (使 用 完全 相间 
的 两 根 导线 ) 间 实 际 调 出 的 电位 善 。 
外 加 电位 分 作 两 个 电极 电位 ， 每 个 电 
极 电位 又 包括 下 列 内 容 : 溶 被 主体 和 
电 援 的 导电 物质 的 内 部 间 的 电位 差 ， 
PAE PO) TR RE AO ey P BY) BK a 
电位 降 。 

PRB external lock ”被 测 核 试 样 与 
控制 锁 场 核 在 静 磁 场 中 探头 的 不 同位 
置 上 。 由 于 不 同位 置 的 磁场 强度 均匀 
性 及 其 稳定 性 不 尽 相 同 ， 因 此 控制 精 
ERZ, 但 操作 简单 ， 每 更 换 样品 时 


压 梯 度 。 参 见 低 压 梯度 条 。 

外 向 型 法 体 RAE 
HES SER AA. A F 
它 朝 外 与 客体 分 于 产生 互补 性 分 子 间 
作用 ， 因 此 可 以 形成 主客 体 的 二 聚 、 
三 聚 或 更 多 个 分 子 的 超 分 子 集合 体 。 
根据 分 子 设 计 的 不 同 , 还 可 形成 空间 
SHARES, Wai. BLA 
型 受 体 条 , 

外 重 上 原子 效应 external heavy atom 
effect 于 厂 光 测定 体系 中 加 大 例 有 
重 原子 的 试剂 或 蒂 剂 可 以 增加 T 态 
RT MER, AATF SPERM 
磷 光 量子 产 率 的 提高 ， 这 种 重 珠子 效 
应 称 为 外 重 原子 效应 。 四 重 原子 试剂 
一 般 不 需要 自行 合成 ， 内 要 注意 与 待 
WF ABR ALA] A Na,S0,) 的 相 
容 性 ， 选 择 合 适 的 市 彤 试剂 即 可 。 如 
RSE. PL. RE. 

GBB AB cune crystal mono- 
chromate IRSA HIER (ART X 射线 进 
行 波长 色散 的 光学 器 件 。 由 于 根据 光 
学 原理 将 色散 品 体 弯 成 或 磨 成 其 有 一 
定 曲率 半径 的 曲面 ， 使 符合 入 射 条 忻 
的 谱 线 会 聚 到 一 条 线 或 一 个 点 上 ， 在 
同样 条 件 下 ， 所 得 到 的 单 色 XX 射线 
RS BE oc PAK, ŒX 
射线 光学 上 起 于 了“ 强 聚 焦 ” 的 作 
A. 弯 晶 音色 器 根据 晶体 萌 焦 的 程度 
可 分 为 全 宫 焦 型 和 半 阳 焦 型 。 

1 HR bending vibration %48 
引起 键 角 改 变 的 振动 ,有 时 也 称 变形 


exo receptor 


不 会 引起 失 锁 ， 不 需要 重新 调节 乌 场 | 振动 ， 因 此 证 指 时 用 符号 5 表示 。 键 


控制 系统 。 


| 角 在 面 内 张 开 合拢 的 振动 为 前 动 ， 特 


外 梯度 outside gradient WARE | 指 时 记 以 5。 基 团 作 为 整体 在 基 团 所 
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在 平面 内 同时 向 左 或 向 右 摆动 , 但 基 | 


MBER AIL, AA 
振动 ， 记 以 r, 特 指 时 记 以 及 。 这 两 种 
振动 都 是 谋 同 -一 平面 内 进行 ， 统 称 为 
面 内 弯曲 振动 ， 记 以 58s， 有 人 记 以 
B. ENEA E k JL GEE BE A S 
fea) yet AOT r Æ ET TE T E a Hi 
动 , CE n Ros ERE REIL 
化 学 键 的 异端 反方 向 离开 分 子 所 在 半 
面 的 运动 称 为 担 旋 运 动 ， 这 两 种 振动 
都 是 在 平面 外 进行 ， 统 称 为 面 外 次 曲 
振动 564 ， 有 人 记 以 y。 对 于 CH; 一 
有 对 称 变 角 振动 和 不 对 称 变 第 振动 、 
面 外 扭 旋 振 动 【扭转 ， 记 以 r) 等 ; 
对 于 CH: 一 有 面 内 变 角 振 动 (前 
动 ) 、 面 外 扭 旋 振动 《 扭 绞 ， 记 以 
H. RHRBina (ish) 和 平行 
摇摆 振动 (MA sis). Aik 
动 的 力 常数 比 伸缩 振动 的 小 ， 使 得 同 
一 基 男 的 弯曲 振动 都 出 现在 伸缩 振动 
ASR. WF. 


CH): SA ~ 
平行 摇摆 面 内 变 角 
N \4 
anh H AHE 


CH}: V 


AERE 不 对 称 点 角 


ZERE complete excitation # 
Pee BK ae. ER, CARN 
频率 范围 远 远大 于 ESR 谱 中 超 精 细 
裂 分 各 峰 的 频率 范围 ， 使 自 旋 体 系 中 
所 有 的 哮 迁 可 同时 发 生 。 这 就 称 为 完 
GRA. ARTE RIE PE, A 
一 自 旋 包 发 牛 完全 激发 ， 而 此 时 并 不 
发 牛 整个 非 均 匀 增 宽 ESR 谱 线 的 完 
SBR. 


完全 抗原 ”complete antigen 具有 


】 免疫 原 性 和 反应 原 性 的 物质 ， 如 大 多 


数 蛋 白质、 细菌 、 病 毒 等 。 一 般 地 
说 ,抗原 物质 由 两 个 不 同 的 功能 部 分 
组 成 ， 一 个 是 只 具有 特异 反应 潭 性 的 
APE, APES: 另 一 个 是 与 
半 抗 原 结 合 从 而 具有 免疫 原 性 的 大 分 
THE, MRH. 

完全 随机 化 设计 completely ran- 
domized design 一 种 试验 设计 方法 。 
将 所 有 敏 考察 的 因素 随机 地 安排 在 各 
试验 中 ,试验 按 随 机 次 序 进行 。 其 特 
点 是 安排 试验 简便 ， 试 验 重复 次 数 不 
受 限 制 ， 数 据 处 理 方法 简单 。 当 试验 
规模 大 时 ， 各 试验 之 间 欧 差异 大， 会 
使 实验 误差 过 大 ， 有 碍 于 因素 效应 的 
判断 。 

玩具 有 害 元 素 检 验 toxic elements 
test forthe toy aH ASKS 
响 儿 童 的 发 育 ， 损 害 儿 童 的 身体 健 
康 ， 所 以 各 国 的 玩具 安全 标准 都 要 求 
检测 玩具 中 的 有 害 元 素 〔 如 卿 、 砷 、 
Ol. A. HH. H.R. MS) HS 
H. 并 规定 了 各 种 有 害 元 素 的 限量 标 
H. 包括 有 宕 元 素 总 量 和 可 转移 元 案 
含量 的 检验 。 


wan AWEH 


PAHTA 
为 用 指示 剂 法 测定 较 宽 的 范围 的 pH 


universal indicator 


脂 就 是 典型 的 网 状 结构 ， 网 状 结构 共 


;i 聂 物 具有 一 定 的 可 压缩 性 。 


E, 由 多 种 单 BR EC; 


合 配 制 而 成 。 例 如 ， 采 用 甲 基 红 ，1- | 


eM, SA, MR, REENE 
等 指示 剂 配制 而 成 的 一 种 万 用 指示 
Me A PH É 5A AH) KH KR 
表 所 示 。 


pH 4 5 6 7 

颜色 红 MYO SN 
oH 8 9 10 11 
颜色 绿 监 经 2 ee 

PYSRET SARA RY EJE corrected retic- 
ulocyte count 参见 网 织 红 细胞 生成 


指数 条 。 其 计算 公式 为 


网 织 红 细 PASETAN | aA STA AY 
胞 校正 值 ” 网 比值 ER ALR 


网 织 红细胞 生成 指数 reticulocyte 
production index; RPI 用 于 校正 贫血 
BERERA ET an a te Bae A A 


MER ATE ce cramer SANRA M 


Ph Fed tte PAT RS] CR) FJA aa a 
比 容 成 反比 ， 内 此 需要 根据 患者 贫血 
程度 予以 校正 。 其 计算 公式 为 


ppr = 网 织 红细胞 比值 1000 


RASTA I E 
“正常 人 红细胞 比 容 


AY, 正常 人 红细胞 比 容 ， 男 性 为 
0.45, ZEH O 40, 

网 状 结构 reticular structure AHL 
BST FER SE RG Bl IREA 
Sai + Br Pa WRR aR, H4 
ZAAL ZH eR SE BB 


{EMR reciprocating pump FEE 
塞 的 往复 运动 输送 液体 的 高 庄 泵 。 活 
ZHEN- Sa DCA EE. fe EE 
在 电动 机 上 ， 电 动机 带动 偏心 轮转 动 
Kt, TESS AAS, FRR 
该 和 排 液 操作 。 主 要 有 单 活 塞 和 双 话 
FERH., 

f= Mx ARR reciprocating dia- 


: phragm pump 依靠 活塞 的 往复 运动 


带动 隔膜 并 动 液体 的 高 压 输液 汞 。 活 
EHE Gina SA EEE PEE Bie ah 
时 ,隔膜 受到 油 压 的 作用 ,对 流动 相 部 
HE ERI REE” ,使 单 向 疝 吸 
液 或 排 液 .从 而 获得 稳定 的 液 流 。 

$e AE ES} microwave ex- 
traction separation 一 种 利用 微波 能 
强 北 溶剂 葵 取 ,使 同体 或 半 赔 体坛 样 
中 的 某 些 有 宙 物 成 分 与 基体 有 效 地 分 
离 , 并 能 保持 分 析 对 象 的 原本 化 合 物 
REHA. EHETE. MEER 


辐射 及 分 离 蔡 取 液 等 步 又 , 获取 过 程 
一 般 在 特定 的 密闭 容器 中 进行 。 由 于 
PUB AE RL tt J WA BB HD Sh AA 
效率 高 , 萃取 效率 高 ;可 实现 时 间 a 
BE ,压力 的 控制 , 故 能 使 革 取 分 离 过 程 
中 有 机 物 不 会 分 解 ,有 利于 茜 取 热 不 
稳定 的 物质 。 微 波 茜 取 分 离 法 已 广泛 


| APPR SHARE Rl .除草 剂 
等 污染 物 ;食物 中 的 有 机 成 分 ;植物 中 


的 某 些 生物 活性 物质 ; 天然 产 物 中 有 
效 成 分 的 提取 . 
微波 辅助 莽 取 


microwave-assisted 
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extraction; MAE 在 分 析 化 学 中 微波 
最 初 用 十 微波 消解 成 样 。1986 F, K. 
Canzler 等 戎 次 报道 了 应 用 微波 革 取 
作为 色谱 用 样品 的 制备 方法 ,并 应 用 
于 土壤 中 的 污染 物 的 测定 。 微 波 辅 助 
EBA CE PALE A PEAT. 
SRC FR HAE PE A RP ER 
准 分 析 方 法 

WEDE microwave power 表示 
了 徽 涨 的 强 弱 :在 测量 ESR 谱 时 需 
使 用 适当 的 微波 功率 。 若 微波 功率 这 
大 ,会 导致 ESR f EE 
WOR OR Av) GUM SAE AS, A 
RAM th. 电 于 自由 基 容 易 发 生 饱 
和 现象 ,所 以 在 测试 时 一 般 采 用 mW 
或 更 小 的 微波 功率 ;而 对 于 金属 化 全 
物 ,由 于 不 易 发 生 已 和 ,可 使 用 5mW 
或 更 扁 的 微波 功率 。 当 微波 功率 超过 
0. mW, HRA A EMR, M Be 
RE ESR 谱 仪 的 晶体 检 流 器 的 输出 
信和 号 电压 将 上 比 于 人 人 射 到 样品 腔 上 微 
RBH o 

微波 频率 microwave frequency 
ESR 谱 仪 - 般 为 定 频 扫 场 型 , 即 固 定 
频率 扫描 伐 场 。 常 用 的 X 波 段 ESR 
谱 仅 的 微波 频率 大 约 为 9 ~ 10GHz。 
根据 不 同 的 谐振 腑 , 腔 内 样品 的 状态 、 
最 及 放置 位 置 等 的 不 同 ,被 波 频率 会 
有 所 不 同 ， 调 试 时 需 首 先 寻 找 共 振 频 
率 , 然 后 在 此 男 定 微波 频 雍 下 进行 
ESR 详 测 其 。 在 多 数 的 ESR 谱 仪 中 ， 
微波 频率 基 个 可 变 参 数 ,不 过 它 的 变 
化 很 小 ,主要 原因 是 ,微波 频率 变化 范 
围 一 般 不 允许 超过 回调 管 中 心 频 
率 的 土 10% ,， 


HE microwave bridge ESR if 
(LF AS PR SE, LT A I T E 
(HS) .传输 (波导 、 参 考 辟 .环行 
BE ae LT) . 检 波 (晶体 检 波 器 ) 等 微 
波 电 路 。 

微波 消化 法 microwave digestion 
在 微波 坊 中 ,利用 微波 能 分 解 固体 试 
样 的 方法 。 将 称 量 后 的 同体 试 样 (如 
头发 样 ) 放 人 微波 消解 议 ( 侯 四 氟 乙 
A EEA) 中 ,加 人 一 定 的 
消解 试剂 ( 如 氧化 性 酸 等 ) ,密封 后 放 
人 微波 炉 中 ,控制 … 定 条 件 . 使 坛 样 消 
Race. 由 于 微波 能 是 由 内 部 均匀 加 
热 , 热 效率 高 , 试 样 消解 完全 ,又 能 实 
现时 间 温度 .压力 的 控制 ,多 此 具有 
快速 .节能 .节省 试剂 .保护 环境 等 
优点 。 

微波 诱导 等 离子 体 microwave in- 
duced plasma 通过 微波 频率 为 
2450MHz 的 电磁 场 与 工作 气体 (He 
BR Ar) 的 作用 而 产生 的 高 温 等 离子 
体 。 它 具有 作为 原子 发 射 激发 光源 的 
重要 性 质 。 

微波 诱导 等 离子 体 原子 发 射 光谱 检 
me 
mic emission spectrometer detector; 
MIP-AED 是 原子 等 离子 体 元 案 选 择 
检测 器 之 一 ,商品 仪器 简称 AED, € 
的 特点 是 能 句 间 时 选择 检测 多 种 元 
素 , 具 有 高 灵敏 度 、 高 选择 性 和 线性 范 
围 宽 的 优点 。 其 工作 原理 是 ;从 气相 
色谱 分 离 出 来 的 组 分 进入 石英 放电 
管 ,样品 在 高 能 等 离子 体 吸收 能 量 产 
生化 学 键 断裂 ,并 使 其 原子 激发 到 较 
高 的 电子 证 发 态 , 当 敞 发 态 的 原子 和 


microwave induced plasma ato- 
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离子 失 活 转变 到 较 低 能 级 时 可 给 出 特 
征 的 原子 发 射 光谱 ,经 光山 分 光 , 用 光 
电 倍 增 管 或 光电 一 极 管 阵列 器 接受 信 
号 ,其 信号 在 理论 上 应 与 元 素 量 成正 
比 ,因此 可 以 用 于 计算 化 侣 物 的 经 验 
式 , 为 组 分 定性 提供 参考 。 

徽 波 诱导 等 商 子 体 原 子 吸 收 光 谱 法 


microwave induced plasma atomic ab- : 


sorption spectrometry; MIP-AAS 一 种 
利用 微波 诱导 等 访 子 体 作 为 原子 化 器 
的 原子 吸收 光谱 分 析 技 术 .. 微波 诱导 
等 离子 体 是 一 种 无 电极 放电 ,无 电极 
污染 , 冲 在 用 十 至 几 百 起 的 低 功 率 和 
在 每 分 钟 几 十 至 凡 百 毫升 的 低 气 体 流 
速 下 工作 。 它 的 饼 点 是 样品 承受 力 
低 ,基体 效应 严重 。 用 MIP-AAS 测试 
样品 时 ,用 微量 注射 器 将 儿 答 升 样 部 
加 到 钥 丝 上 ,人 先 用 小 电流 加 热 干 燥 样 
mm, SATE Re 
“OR AR A ROR SA TI, H 
子 化 后 再 进 人 产子 吸收 池 , 测 量 吸光 
度 ,根据 吸光 度 大 小 确定 被 测 元 素 的 
ai. 

MAMI nancelectrospray 又 称 
AMARBMS. BRP KR 
Pr SL ee HH., CER 
FED AMARA um 的 毛 
细 管 ,以 20 ~ 4001 + min ' 的 流速 流 
出 ,生成 直 移 在 200nm 以 天 的 微小 液 
滴 。 此 方法 原由 上 可 达到 在 一 个 液 滴 
中 只 有 一 个 样 画 分 子 , 从 曾 提高 了 离 
子 化 效率 ,而 且 可 以 抑制 多 条 的 溶液 
HART, Mb AS RA SE, 
By fe er REL 

MARADA derivative differenti- 


al thermal analyisi; DDTA 出差 热 曲 
线 的 一 级 微分 所 测定 的 并 全 -7(1) 


图 (DDTA >. 它 不 仅 可 精确 提供 
相 变 温度 和 上 反应 温度 ， 而 且 可 使 原来 
宣化 不 显著 的 差 热 曲 线 蛮 得 更 明显 ， 
因为 DDTA 曲线 可 请 楚 地 把 分 辩 率 低 
和 重合 的 峰 分 辩 开 。 

微分 谱 differential spectroscopy 
ARKAA F, RR THERE 
ABA SR, CA AE eB TE E dN 
(E) /dE 为 纵 坐 标的 俄 歌 电子 能 量 
分 布 图 。 微 分 湛 可 以 排除 干扰 ， 较 好 
的 识别 俄 砍 峰 ， 在 实际 分 析 中 被 广 证 
WH ATREA TKH, i 
次 级 电子 的 背景 信和 号 很 强 ， 在 积分 谱 
FE AK E Tig BER BE AR RE A S E 
盖 。 通 过 对 积分 谱 微 俘 可 以 把 尖锐 的 
俄 软 信号 放大 而 使 平地 的 背景 信和 号 变 
成 直线 。 

RAW HMR differential detector 
与 积分 型 检测 器 不 间 ， 狂 分 型 检测 器 
显示 的 是 某 一 物理 量 随时 间 瞬 时 变化 
的 结果 ， 例 如 电离 室 中 的 离子 流 随时 
癌 的 变化 或 热 导 池 中 气体 热 导 率 随时 
间 的 变化 等 。 因 此 ， 所 得 的 色谱 图 为 
一 峰 型 曲线 。 绝 大 多数 带 用 的 检测 器 
者 属于 微分 型 。 根 据 咱 应 特性 ， 微 分 
吾 检 测 器 又 可 分 为 浓度 型 和 质量 型 两 
A, SLAP ARMAS, 

MERTEKE micros- 
mount flame atomic absorption spectros- 
copy 一 种 联合 使 用 高 性能 空心 阴极 
IT. 脉冲 雾 化 微量 进 样 、 石 英 管 捕 集 
靶 术 、 流 动 注射 在 线 富 集 和 氢化 物 发 
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生 等 几 种 歼 善 火炮 原子 吸收 光谱 分 析 


性 能 的 分 析 技 术 。 测 定金 、 钠 和 砷 的 | 
信阳 比 分 别提 高 了 950, 67 和 


430 ffi. 

REL RRA RKA Millipore 
membrance filtration 
method -种 用 和 孔径 3pm 或 Spm 的 
微 孔 薄膜 ， 通 过 过 滤 技 术 分 离 和 浓 集 
BPM RAAE, AP eee 
病 。 和 效果 优 于 其 他 诊断 方法 。 

被 扎 法 一 种 
FUR 微 区 测量 技术 ， 它 主要 用 于 局 
部 微小 区 的 浏 最 ,如 透明 薄膜 上 的 污 
DE, 油漆 碎片 、 纤 维 样品 的 检测 等 。 
AFAR AR IER. DETR) 
区 域 的 测量 ， 微 孔 挡 板 通 常 有 和 孔径 
famm, dlmm, ft. 5mm 等 数 种 ， 最 
小 可 到 是 0pm。 测 量 时 光 通 其 取决 
于 挡 板 的 孔径 面积 。 如 p300 um MFL 
SHH USER AY eA 
FLAK, BSL ROBES, 
以 便 增 加 光 通 量 。 微 孔 法 实用 性 较 
强 , BARRER D, RERS 
便 ， 故 近年 来 微 区 测量 都 采用 红外 显 
微 镜 。 

WFLA micro-reticular resin 整 
TARAH AAM T RAT 
脂 。 其 微 孔 是 在 树脂 处 于 溶 胀 状 态 下 
形成 的 ， 和 孔 的 大 小 由 树脂 的 交 联 度 确 
E, EKEK TF 8 名 的 树脂 的 无 径 小 
于 Snm。 微 孔 树脂 的 交换 和 容量 较 高 ， 
阴离子 型 树脂 的 交换 容量 在 3 ~ 
_ 4mmol + g … ， 阳 离子 型 树脂 的 交换 
容量 在 4 ~ Smmel - g  。 微 孔 型 树脂 
广泛 用 于 小 分 子 的 分 离 ， 在 离子 色谱 


concentration 


micrepare method 


中 可 用 作 抑 制 柱 的 填料 。 低 交 联 度 的 
微 孔 型 树脂 能 吸附 有 机 大 分 子 ， 被 用 
FE. SK. BERN. 
He Mo micro-coulometric 
detector MPFR MMI. TH. 
质 、 夯 素 等 化 合 物 经 催化 加 氧 ， 分 别 
HEA HLS, NH, RAAT, A 
使 之 通过 库仑 池 ， 此 时 ，H,S、NH,， 
ROLARECMRK, SHRP 
液 发 生 反 应 ， 人 司库 仑 池 失 去 平衡 ， 于 
是 库仑 池 就 通过 电解 特定 物质 来 恢复 
这 种 平衡 ， 电 解 中 所 耗 电 基 与 被 测 组 
分 的 摩尔 数 成 人 比例。 主要 用 于 检测 含 
M.A. SRSA. 
微 重 化 学 法 mierochemical method 
一 种 有 别 于 传统 样品 制备 实验 方法 
(classical macrochemical method) 的 
样品 处 理 技术 . 它 可 视 为 对 化 工 生 
产 寺 程 、 北 学 实验 过 程 的 微缩 ， 即 
fe 8 fF OT OS ee k 
w. 使 得 操作 过 程 小 型 化 、 袜 型 
化 , 使 用 前 主要 配套 设备 有 离心 
i. HP. ERRORS. Se 
统 样品 制备 实验 方法 比较 ， 具 有 快 
E. DE, BR. OH REA 
PTR DAE. TERR RB 
统 已 广泛 应 用 于 农 、 普 药 残留 量 、 
食品 添加 剂 等 检验 实践 。 
微量 进 样 {法 】 microsample-injec- 
ton 每 次 只 往 原子 化 器 内 注入 很 站 
的 试 样 量 。 它 对 进 样 量 的 类 小 并 没有 
严格 的 定义 ， 通常 是 20 ~ 100pl。 其 
进 样 方式 很 多 ， 如 微量 杯 进 样 法 ， 脉 
冲 进 样 法 , SALEHE (RH 
堵 化 器 ) ， 流 动 广 射 进 样 法 等 。 其 特 
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RACHA >, HPA TAEA 
BRR ROE Aoi SE EE m ST 
Bae T E AR EE tA ih LO SS HR HE 
MS. TARA, 测 
定 精度 好 :分析 速度 快 。 
微量 进 样 针 
微量 注射 器。 在 色 赠 分 忻 的 手动 进 样 
HHEH. FORO CEE A A HE 
ACTER FEA SR. tT 
a, PAPER AR, BET 
PEPR RE ALTER ETE A A Oe Eh 


mT 


H, AEDE RA A | 


柱 ; 而 在 隔膜 进 样 法 中 ， 注 射 器 的 针 
头 为 与 医用 注射 器 针头 类 做 的 尖 头 ， 
针头 穿 过 隔膜 直接 将 样品 洲 液 注 人 色 
谱 柱 人 启 处 。 常 用 微量 注射 器 的 体积 
#Æ 1 ~50yl, 

微量 色谱 法 micro-chromatography 
采用 微型 色谱 福 和 高 灵敏 检测 器 的 色 
谱 体系 。 为 了 与 微型 柱 相 匹 配 ， 要 求 
色谱 仪 的 各 功能 部 件 也 相应 小 型 化 和 
微 弄 化。 微量 色谱 法 的 优点 是 适合 于 
样品 其 很 少 的 样 病 分 析 ， 使 用 的 流动 
相 溶剂 少 。 

PARI RE = micro-membrane sup- 
pressor 结合 了 抑制 柱 的 商 容 量 和 中 
空 纤维 抑制 器 的 小 死 体积 等 优点 的 一 
种 新 型 离子 色谱 撮 制 器 。 

ME X He A X-ray microanal- 
ysis 利用 从 物质 中 所 激发 出 的 特征 
X 射线 来 进行 材料 微 区 分 析 的 技术 叫 
RX 射线 分 析 。 它 本 身 又 分 为 X 
射线 波谱 分 析 法 . X 射线 能 谱 分 析 
法 、X 射线 菊 光 分 析 法 -种 。 


微 区 分 析 microanalysis 在 物质 


micro-sytinge MER : 


| 体 ， 从 而 获得 右 关 被 分 析 微 区 的 元 素 


的 微小 区 域 中 进行 元 素 鉴 定 、 组 成 分 
析 和 形 和 貌 分 析 。 被 分 析 的 体积 通常 小 
于 1pm ,相应 被 分 析 物 质 的 质量 为 


1 10°" g 量 级 。 为 了 实现 微 区 分 怕 ， 通 


常 采 用 … 定 能 量 的 初级 微粒 子 束 。 如 
电子 、 离 天 等 作为 微 探 计 去 激发 固 


AM. OF ARR He 
FAE. 

微 扰 作 用 perturbation ”规定 一 般 
体系 运动 的 方程 式 中 出 现 的 函数 或 算 
符 是 比较 简单 的 已 知 部 分 如 上 很 小 的 
附加 项 时 .将 此 附加 项 看 做 前 者 规定 
运动 的 很 小 的 校正 ， 称 为 徽 扰 。 一 般 
指 哈密 顿 算 符 的 附加 项 。 在 磷 光 分 析 
中 ,， 重 原子 效应 的 产生 便 是 由 圭 重 原 
子 的 高 核电 荷 增强 了 溶质 分 于 的 自 
-HERAF WATNE N 
BRS fh] = ART LBS a, 
BURT a eee AE 

FR ee microemulsion 
electrokinetic chromatography 在 腕 束 
电动 色谱 中 .分离 载 体 是 由 表面 活性 
ARMAS ROR, SU 7k Qe 
作为 分 离 载体 ， 则 称 为 微 乳液 电动 色 
W. 微 乳 液 由 水 、 不 洲 于 水 和 的 有 机 液 
体 、 表 面 活性 剂 和 共 表 面 活性 前 组 
Rm. RPK AMOR, ME 
组 成 。 表 面 话 性 剂 与 胶东 电动 色谱 中 
MARARA, ， 共 表面 活性 
剂 由 中 等 长 度 脂 肪 枉 组 成 。 

微 乳 状 渡 microemulsion 一 种 介 
于 乳 状 液 和 胶体 之 间 的 .种 分 散 栖 
A. wok, HEERA, 、 表 面 活 性 剂 
和 助 表 面 活 性 剂 【 一 般 是 含 4 个 到 6 
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BRIE ER) EO GERERE l 用 证 测定 体液 中 抗菌 药物 浓度 的 -种 
MR. PLEA, ARARA | SEMA IR. PARE, 
为 10 ~20nm， 肉 眼看 不 亿 光 的 散射 ，| 试管 稀释 法 、 琼 脂 扩散 法 - 前 二 者 因 
且 很 稳定 ， 离 心 不 分 层 ， 酬 称 释 作 | 准确 性 较 差 已 很 少 使 用 ， 目 前 常 采 
用 。 和 被 及 状 液 对 非 极 性 的 难 物 质 ， 如 | 用 琼脂 扩散 法 。 其 基本 原理 是 抗菌 药 
多 环 芳 既 有 很 好 的 增 接 作用 ， 夏 常 用 : 物 在 接种 有 试验 芯 的 琼脂 中 扩散 ， 对 
WFNS RED AMS. wR. | APE. EERE, 
EEE. MAR £3 Se a 

BRB  denvative thermo- 直线 美 厅 。 根 据 同一 平板 内 标 淮 溶液 
gravimetry; DTG 热 重 曲线 对 温度 或 i ACh. WAAR BR 
REI APT, PRA) EER, ORE PR 
ES, PURER MRAM ol, BAT BOAR AAD AR. IT 
FIL, ROAR ida | 妃 法 和 纸 片 法 。 本 法 除 用 于 抗菌 药物 
微 商 热 重 曲线 。 可 根据 其 绛 面积 计算 | 外 ,历史 上 还 用 于 维生素 和 握 基 酸 等 
出 失重 。 : 的 测定 。 

PPA ME SE derivative thermo- 微生物 传感器 microbial sensor 
gravimetrie curve 由 微 商 热 重 法 记录 由 包含 微生物 的 男 定 膜 绪 合 一 定 的 转 
的 曲线 ， 称 为 DTG HHA, hea | 换 器 而 组 合成 的 传感器 。 主 要 基于 两 
坐标 为 质量 变化 率 ， 横 坐标 为 温度 或 1 种 测定 指标 ， 即 以 微生物 呼吸 活性 为 
时 间 。 由 于 DTG py Ae eee ty | 指标 的 耗 乞 型 传感器 和 以 微生物 的 代 
DTA 曲线 相 类 似 ， 因 此 可 在 相间 的 | 谢 产物 为 指标 的 代谢 型 传 感 促 。 
温度 范围 内 对 它们 进行 对 比分 析 而 获 激 生 物 电极 传感器 microbe elec- 
得 有 价值 的 资料 。 例如 关于 | Mode sehor HRED CM AA ES 
Cu(NO,), «3H,O 的 热 分 解 机 理 , 通 | 是 细菌 和 酵母 菌 ) 作为 敏感 材料 加 
过 DTA 曲线 和 DTG 曲线 的 对 比 ， 在 | 定 在 电极 表面 构成 的 电化 学 生物 传 感 
DTA 曲线 上 有 三 个 吸 热 蜂 ， 而 DrG | 器 。 其 工作 原理 大 致 可 分 为 三 种 类 
曲线 上 只 显示 出 第 二 、 三 吸 热 峰 伴 有 | 型 : (1) 利用 微生物 体内 售 有 的 获 
AE, 再 根据 DTG 曲线 计算 出 失重 | BREAN) KENS f: 
的 量 。 DY ft ty CufNO,), - 3H,0 的 (2) 利用 微生物 对 有 机 物 的 同化 作 
热 分 解 机 理 为 | 用 ， 通 过 检测 其 呼吸 活性 《 摄 上 气量) 
Cu( NO; )2 - 3HzO (H) —Cut NO); * HER., BPSK es ee A 
1 的 减少 间接 测定 有 和 机 物 的 浓度 ; (3) 
MRO CR) rg NOW， | 通过 测定 电极 手感 的 代谢 产物 间接 测 
3Cu(OH)2 (TH) CoQt 四》 定 一 些 能 被 厌 氧 微生物 所 同化 的 有 机 

微生物 测定 法 microbilogical assay | 物 。 微生物 电极 传 感 回 在 发 酵 工 业 、 
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食品 检验 、 医 疗 卫 生 等 领域 都 有 应 
用 。 例 如 ; FER ABE PS H 
萄 糖 的 荧光 惧 单 臣 菌 电极 ; 测定 甲烷 
的 鞭毛 甲 基 单 胞 菌 电 极 ， 测 定 抗生素 


3h Hd ba EA) Citrobacter freudii 菌 了 电极 ' 
， 优 点 是 可 以 同时 检测 不 同 质 荷 比 


微生物 燃料 电 季 microbe fuel cell 
利用 微生物 反应 使 顽 料 的 化 学 能 在 电 
极 皮 应 中 识 浊 和 帅 的 有 机 燃料 电池 ， 具 
有 转化 效率 高 的 特征 。 

微生物 显影 ”bioautography EA 
色谱 或 薄野 色谱 中 利用 抗 苗 活 性 来 确 
定 抗菌 物质 的 色谱 位 置 的 一 种 技术 。 
AE Dy ie E AERA, 
AA AB PE A SS BS 
培养 禁制 成 平板 型 ,然后 再 将 冤 检 测 
的 色谱 图 放 在 上 述 的 琼脂 平面 上 ， 经 
培养 一 段 时 间 后 ， 有 抗菌 泰 的 部 位 即 
BBR PO RA, ERRET 
效率 在 色谱 图 上 的 位 置 。 

WAAAH ”micro-packed column 


将 小 颗粒 的 填料 真 接 填充 到 内 径 | 
| 茶 个 较 小 的 微 区 进行 衍射 来 获得 该 微 


lmm 或 Imm 以 下 的 管内 的 填充 柱 。 
BER CRP a OR Re EY 
筛 分 范 转 内 (3 ~Spm 之 间 )， 以 使 
填充 均匀 性 良好 ， 即 使 采用 较 短 的 色 
谱 柱 也 能 获得 很 高 的 柱 效 。 由 于 微 填 
FREE ha ae), ae 
GU CAR A 52 AR AE FA a SE, 

MN A 48 4 microchannel 
plate detector 20 世纪 70 年 代 发 展 起 
IS RR. eae 


制 成 的 ， 具 有 较 高 二 次 电子 发 射 率 的 ， 
许多 微型 通道 管 HEH Oum, 长 | 


约 1mm) 组 成 。 每 一 个 通道 相当 于 


一 个 管状 电子 倍增 器 ， 是 一 -种 多 点 检 
测 器 ， 作 为 质谱 的 检测 器 ， 它 可 同时 
检测 相 短 质 荷 比 的 所 有 离子 ， 有 别 于 
阵列 式 检测 器 同时 检测 不 同 质 荷 比 离 
子 的 了 . 作 方 式 - 该 检测 器 的 一 个 帘 出 


的 离子 。 

微 吸 附 检测 器 micro-adsorption 
detector XA RRM, CHO 
WRH: 在 一 小 圆 简 的 整 上 附着 吸 
附 剂 ， 此 贺 简 与 自动 微量 天 平 的 一 辟 
相连 。 当 色谱 柱 后 的 流出 物流 这 此 问 
简 时 ， 载 气 中 的 被 测 组 分 被 吸附 剂 所 
吸附 ， 从 而 使 贺 往 的 质量 增加 ， 使 天 
FREF, ER BSF Re 
合 会 自动 补偿 ， 其 所 耗 电 基 与 被 吸附 
组 分 的 质量 成 比例 ,可 自动 记 
录 下 来 。 . 

WH microcolumn 内径 在 
Imm 左右 的 填充 型 色谱 柱 。 通 常用 
于 高 灵敏 的 微量 成 分 分 离 。 

META micro diffraction 对 样品 
区 晶体 学 信息 的 分 析 手 蜡 。 为 了 获得 
直选 区 电子 衍射 更 小 的 选区 ， 采 用 微 
衍射 技术 { 入射 }。 实 验 时 用 扫 揪 
透射 操作 方式 , REAR M Bl 
100nm LAT, MELB SANK 
Ad RRA CRE. 

MEE ACHE EE micro-high 
performance liquid chromatography W 
OY FA RE TS AE 
0.1~D.5mm 的 填充 色谱 柱 。 微 柱 高 
化 液 相 色 谱 法 是 液 相 色谱 法 新 近 发 展 
的 理想 类 型 。 根 据 柱 内 压 及 实际 项 要 
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AARI] ~0.5mm. EKA : 


10 ~ 200cm MEE. HB AA 
融和 石英 管 或 涌 四 拟 乙 风 管 ， 柱 填料 粒 
径 为 1 ~Spm, W SUA BEBE 1 ~ 
1Opl+ min, eI AF a th tk E 
Fm ‘BEd. Bab. 、 药 物 肥 临床 
分 析 等 许多 领域 ,特点 是 色谱 社 滩 透 


性 好 ， 柱 效 高 ， 流 动 相 最 住 流速 低 和 


BRR, SHEER, Ree, 
可 采用 多 种 检测 器 等 , 

HERRE determination of vita- 
min A RNASE, CIEL 
学 结构 十 没 有 共性 ， 有 的 属于 胺 类 
(如 VB,}， 有 的 属于 酥 类 (如 
YB )， 有 的 属于 醇 类 (如 YA), 还 
有 的 属于 酚 或 本 类 化 合 物 等 。 根 据 维 
生 京 的 物理 性 状 ， 如 溶解 性 可 以 分 为 
ABATE (REE R ALD. E MK 
等 ) 和 水 溶性 (如 维生素 B, B, 和 
CH) 两 大 类 。 检 验 维生素 的 方法 很 
多 ， 有 微生物 方法 、 化 学 法 、 仪 器 法 
CROPS IER, MER TK. R 
ABA. 气相 色 计 法 和 和英 光 分 光 光 
REE). EMER, SAE HK 
的 含量 测定 目前 主要 用 高 效 液 相 色 
HE. 

#2 49 AME determination of 
vitamin A content 先 将 样品 中 的 脂肪 
抽 提 出 来 进行 邱 化 ， 用 乙醚 革 取 其 不 
SRS. FS baa eR 
PRR TH, FRPP EE 
法 在 378nm 处 进行 测定 。 或 者 基于 
Carr-Price IY, BITE ROTA KE BE 
ER A SDC), 呈现 蓝 色 的 反应 ， 在 
620nm 进行 比 色 测定 。 维 生 素 上 也 可 


用 高 效 液 机 色谱 法 测定 。 

维生素 B 测定 determination of 
vitamin B, FE AA AY HC) 酸 解 或 淀粉 
E., 木瓜 蛋白 酶 酶 解 后 ， 使 结合 型 维 


， 生 素 分 解 为 游离 型 ， 可 抽出 全 部 维 生 


素 B， 用 人 造 沸石 柱 或 硅 钴 吸附 剂 队 
FARR, FAA RB, 待 用 。 维 生 
RB, (HEMKE) 含量 通常 采用 
荧光 分 析 法 测定 ， 即 在 碱 性 洲 液 中 用 


| aise CRRA) 将 其 氧化 为 发 
| BARRE, KERE 


365om， 发 射 波 长 435nm。 其 他 方法 
还 有 比 色 法 (HER a EZ, E 
法 )、 流 相 色 谱 法 【可 同时 测定 维 生 
素 B、B; ) 。 

维生素 B, 测定 determination of 
HERB 即 核 黄 素 ， 其 
WEAR ASK, OCR. E 
色 法 、 高 效 液 相 色 谱 法 等 ， 另 外 还 有 
ERM EX. BHA MRR 
光 分 光 光 度 法 是 目前 比较 常用 的 方 
Kh. RR ROVE es 
如 下 : 样品 经 酸 解 、 醇 解 钼 理 后 ， 游 
BRR A a ae et K EE 
ER RAZR. FREER ET 
提纯 核 黄 索 后 , 将 用 荧光 法 测定 其 含 
量 , 激发 该 长 nm, 8HE 
长 525nm。 

维生素 Bl。 vitamin Be Be 
TERURE {复合 哗 咯 环 } 化 
合 物 ， 它 的 中 心 部 位 由 4 个 还 原 的 、 
被 取代 的 吡 略 环 组 成 ，4 NE R 
国 着 1 MARS. BAR ST 
RET MS We, MRE Bi 又 称 为 
RR (简称 BL). ERABE 


vitamin B, 
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HRE., PAE RAS; 


KER SPER. i PEAR EE 
PV REA OA Pede A aE A OA 
BEM PRR FAAR T HEE RE 
ARME ERR RHE. = 
AR Bote IR PHS eae 


形式 。 

维生素 C 测定 
vitamin © HR CR Pe, 
维生素 C 存 食 品 中 有 抗坏血酸 、 脱 
复 抗 坏 血 酸 、2,3- Mt mA ah 
形态 ， 沼 测定 抗 趟 血 酸 和 脱氧 抗 坏人 血 


determination of 


酸 两 种 主要 成 分 的 总 含量 来 代表 维 生 | 


RCH. 维生素 人 C 售 量 测定 的 最 
ERT RARE ERK, EH E 
法 、 极 谱 法 、 荧 光 分 光 光 度 法 、 液 相 
AES, RM EK Rea 
MPP MA. ABER ee DEIR iL 
Be. KAHL AG 2 3-— 
酸 的 总 量 ， 荧 光 法 只 训 定 抗坏血酸 、 
陪 氨 抗坏血酸 的 总 量 。 

锥 生 素 卫 测 定 determination of 
vitamin 了 具有 维生素 了 活性 的 化 合 
物 约 有 十 种 ， 比 较 重 要 的 有 维生素 
D. HERD, 及 维生素 D 原 。 维 生 
察 D 的 提取 方法 是 用 索 氏 抽 提 器 将 
脂肪 及 样品 中 抽出 ， 皂 化 后 用 乙醚 抽 
Hawi, RAAB SRE 
BERR HA. RA STM +t 
柱 ， 用 体积 比 =1: 9 89 7, BE ma 
溶液 洗 脱 杂质 ， 收 集 用 体积 比 =3: 7 
的 乙醚 -石油 醇 济 液 洗 脱 的 恼 分 ， 将 
该 乙 分 碱 压 浓 缩 后 再 进行 分 析 。 维 生 
KD 的 测定 方法 有 三 氧化 镜 比 色 法 、 


紫外 分 光 法 、 注 屋 层 术 法 、 气 相 色 庶 
法 、 被 相 色 说 法 ， 其 中 二 氢化 锐 比 色 
法 、 液 相 色 谱 法 十 AOAC HR. AR 
化 锁 比 色 法 是 利用 维生素 D (ROR 
RO 与 SbCl, RM HARE, £ 


> 500nm 波长 下 用 比 色 法 测定 。 


#3 E 测定 determination of 
vitamin E ER E MEER, W 
RA a, Boy. SERMM a. A. y 


| SZER. MAE m bedi ct wR me, 
WEEZE, 在 氨 气 保护 下 进行 所 


化 ， 乙 醚 茜 取 不 皂 化 物 ， 可 用 如 中 性 
氧化 铝 柱 层 析 或 薄 层 层 析 等 方法 ， 尽 
可 能 地 除去 杂质 后 ， 供 分 析 用 。 维 生 
素 下 的 测定 化 学 方法 有 铁 离 子 -a,a- 
联 吡 啶 法 ， 利 用 Fe?* 离子 与 维生素 
反应 生成 Fe** ， 加 联 吡啶 形成 桃红 
EWR, E 5200m 下 可 用 比 色 法 测 
定 。 如 果 用 4 7-2 -1 , 10-4600 
Bf, MÆ 534nm 比 色 。 常 用 的 仪 
器 分 析 方法 有 气相 色谱 法 、 液 要 色谱 
法 和 荧光 分 光 光 度 法 等 ， 尤 其 是 液 相 
色谱 法 已 成 为 -种 常规 分 析 方 法 。 

伪 回 波 变换 滤波 pseudo-echo 
transformation filter 因为 通常 无 法 预 
测 共 振 峰 的 线形 是 纯 吸 收 形 还 是 其 他 
线形 ， 用 绝对 值 方式 表示 二 维 谱 ， 可 
HEARN. SAI eH 
维 轴 向 有 伸展 很 宽 的 尾部 ， 因 此 以 特 
ERTER, SE 
Bn Ga aS AP i Bee 
Rk ee RS RU A Ree 
(FID) 入 和 号， 便 产 生 一 个 对 称 于 此 
中 点 的 类 似 于 回流 的 伪 回 波 。 

EKS make-up gas 在 毛细 管 色 


| re 
PU. KERERE NE 
SAR, KA, 满足 检测 器 的 最 侍 
气体 薄 速 ， 以 提 裔 检测 器 的 灵敏 度 . 
ERA RAI N. HL, He. BRB, 
其 流速 需要 据 检测 器 的 录 和 坡度 而 进 
定 ， 应 与 给 测 回 相 适 应 。 

IE satelites MH A 
侣 峰 ， 对 称 地 出 现在 观测 核 主 峰 的 左 
AAN, FE ETA HH, 


GA RT HE DL A | 
(= pe) ee Bay - 半 。 卫 | 
星 峰 的 阿 莽 不 随 样品 旋转 而 变化 ， 其 | 


强度 与 证 峰 强度 之 比 也 是 固定 的 ， 可 
以 与 旋转 边 带 区 分 开 来 。 常 利用 主峰 
在 卫星 峰 高 度 处 的 峰 宽 来 判断 NMH 
谱 们 线形 的 好 坏 。 

位 错 dislocation 船体 内 部 的 -. 
种 线 缺 陷 (ER) 基本 类 型 有 
刃 位 错 和 蝇 位 错 两 种 。 位 错 是 因为 应 
力 超 过 弹性 限度 而 发 生 落 性 形变 产生 
的 。 从 具体 卢 部 看 ， 它 就 是 蝇 体 的 -一 
部 分 相对 于 另 一 部 分 发 生 永久 性 的 请 
移 ， 以 致 在 滑 移 区 的 边界 线 发 生 的 线 
状 缺 陷 。 位 错 是 决定 金属 力学 性 质 的 
一 个 重要 因素 ， 也 是 范 性 形变 理论 的 


基础 ， 对 固体 的 其 他 许 密 姓 质 ， 记 起 


着 显著 的 作用 ， 

位 移 试 剂 shif reagent 
到 铬 测试 样 的 溶液 中 ， 
和 分子 中 各 种 化 学 基 团 的 化 学 位 移 有 不 
ARE aM, COE 
金属 的 配 会 特 ， 通 式 为 Ln ( R 
CO—CH = CO—R,},, Ln 是 氧化 数 


San | 
能 使 被 测试 样 | 


| 
| 
| 
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为 +3 的 稀 十 金属 离子 。 当 R= 记 = 
t-Bu (407 Rt) 时 配 体 缩 称 为 DPM; 
“QR, = t-Bu, iit R = CF, CCF, ),— af 
X FOD; 24 R, =R, = CF, CCH, ),— 
Hy A TEN; 8 R, = R = CF,CF,—int 
FHD. 最 常用 的 是 Prf(DPM)， 与 Eu 
(DPM)... AW CREA FRI A 
| BARRERA. Bul? AARNE 


j 青 谱 线 向 低 场 移动 ，Pr “位 称 试剂 使 


谱 线 向 高 场 移动 。 由 于 称 土 离子 是 顺 
役 性 讽 了 ， 它 们 的 未 成 对 电子 密度 转 
移 到 被 测 配 上 产生 了 接触 相 与 作用 ， 
以 大 电子 的 磁 各 向 异性 将 以 离 它 虑 离 
方 成 正比 地 影响 被 的 化 学 位 黎 。) 


用 位 称 试 说 可 简化 谱 图 和 解 析 ， 试 样 的 


3 变化 量 的 大 小 与 位 移 试剂 浓度 成 正 


t. PRBE- MAn, 8 RAL, 

位 置 泥 教 检测 器 position sensitivj- 
ty delector; PSD Bite Be 
来 的 新 技术 之 - -、 是 -种 高 效 移 信号 
PRA. EAT Ah XPS 或 四 
BERRE. 其 工作 原理 如 下 : PSD 
是 以 肪 种 计数 采集 数据 的 ， 电 车 或 离 


| 于 首先 与 一 对 微 通道 板 发 生 磁 撞 ， 在 


微 通道 板 中 电子 或 离子 被 放大 后 产生 
出 放电 脉冲 ， 该 脉冲 撞击 电 阴 阴极 
i. PEA SRO RRA BRAG 
送 到 多 通道 分 析 大 中 ， 由 计算 机 进行 
整理 。PSD 音 采 集 信 号 强度 + 其 有 明 
显 的 优势 ， 
lk St fle a ae 基于 生 


taste sensor 


| SRN PAY BK Be ea Ct Ek ae 


味 和 酸味 等 ) 与 生物 膜 中 的 类 脂 双 
层 间 前 非特 异 相互 作用 而 导 殖 膜 电位 
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wei ii 


HARENA oT ld AE 
MAPK HAGA Weissenberg pho- 
tography 记录 和 测定 晶体 衍射 效应 
的 照相 方法 实 驻 装 党 由 提供 特征 X 
FAI. AAA X aR 
的 轴 旋 转 的 样品 台 、 只 让 某 一 层 衍射 
iit. MPR A ER 
ABELL He AT X BYE AO DHE X 
SRE RTH. 首先 用 回 摆 法 将 
AA A ERT eH 
A BRR, CEL 
SA. FEHR, Ae 
IRIT, ie) ab ev FZ AR aie fie] a a ah 


并 沿 轴 向 慢 慢 地 作 往复 运动 ， 使 回 授 


图 中 同一 层 线 上 的 街 射 点 有 规则 地 展 
开 在 一 个 平面 上 这 样 ， 衍 射 点 不 易 
重合 ， 易 十 指标 化 及 测量 衍射 强度 。 

im BE FE 


temperature quenching 


荧光 物质 的 荧光 强度 BERERA | 
出 于 分子 碰 


TOMAR. PP, 
撞 产 生 的 非 福 射 失 活 的 儿 率 增 大 ， 一 
般 英 光 物质 的 其 子 产 染 及 荣光 强度 降 
低 。 利 用 温度 长 火 的 原理 ， 可 以 在 液 


PERE BE 下 分 析 常 温 下 不 发 光 的 


物质 ， 利 用 不 同 物质 对 温度 的 敏感 性 
不 疗 还 可以 进行 混合 物 组 分 的 选择 性 
分 析 。 

温度 滴定 


thermometrie titrimetry 


基于 反应 进行 所 产生 的 反应 热 引起 的 
温度 变化 来 确定 滴定 终点 的 分 析 方 | 


Re ATAU THE Ae A 
AEA Oh A, SRI. pt 
证 和 配 位 ) 滴定 中 。 广 法 是 : 将 试 样 
PE IL A Haj E N i BH PP 
平衡 后 ， 把 已 恒温 好 的 滴定 滚 由 活塞 


ARER EAIM AH AAE, 
AS 《或 温度 引起 的 基业 参数 如 外 


| 敏 电 阻 的 电阻 的 变化 ) AE 


PNR. AR Ae ee 
终点 滴定 . 

温度 滴定 法 thennornetric titration 
一 种 利用 滴定 过 程 中 的 温度 变化 确定 
终点 的 容 基 分 析 法 。 该 法 将 标准 溶液 


! 滴 加 到 试 样 溶液 中 ， 连 续 记 录 溶 液 的 


| HEP 1K, B= Ba; 


温度 (RG ik FE | a Se SH g 
ARE BA AS E 4) 与 渍 加 的 标 
准 党 该 体积 关系 。 所 得 到 的 关系 山 线 
PR A TBE a as h, A he AE. 
RE bn EIR ERR A ae AE 
ADPRBOBT TR]. 从 滴定 曲线 可 确定 反应 
的 起 点 和 终点 - 该 法 可 用 于 用 指示 剂 
确定 终点 有 困难 的 各 种 (中 和 、 氧 
EEE. JERA Wa P. 
温度 因子 temperature factor + 
ER FPA Iz D ATARE E mg BE 
因子 . 在 推算 原子 散射 因子 时 ， 假定 
原子 是 处 于 静态 的 ， 但 实际 上 境 子 不 
断 地 在 平衡 位 置 附 近 振 动 ， 温 度 不 
同 ， 振 动 的 幅度 也 不 阿 . 在 实际 工作 
中 ,将 原子 热 运动 对 入射 强度 的 形 
响 ， 上 大 原 季 散射 因子 了 的 计算 中 。 


f= frexp| -a 22" 
AP, fy 为 原子 处 于 静止 状态 时 移 原 
子 艇 射 内 子 :exp| 一 af Se) jng 


HET, KARRA T: BB 为 各 向 同 
E 表示 
BRP PE Be Be ee EH a 
平方 平均 值 ; 日 为 布拉格 入 射 角 ;4 
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RRB wen 


为 和 射线 的 波长 。 在 实际 工作 中 ， 
也 常用 = 站 作为 各 向 同性 热气 
动 参数 。 

XEE® Venn tube KEES 
是 意 大 和 物理 学 家 文 丘 时 
(G. B. Venturi) 发 明 的 测量 流体 压力 
HPEH., RA BEAT 
PEW Dea A, ADEJA 
流速 低 ， 在 管 径 收 缩 段 流速 高 床 力 
iE, ERES, FERPA Mik 
HAME, we) Re RR. 商品 
SP is ALB ies, HR 
心 管 组 成 ， 内 臣 吸 渡 毛 细 管 位 于 外 管 
PRM ERTS se, PARE Z EERIE 
TO {ir RO). 4 Eik E 
和 超过 音速 的 载 气 气流 由 环形 喷 口 喷 
出 时 ， 形 成 负 频 ， 空 吸 作用 使 试 液 沿 
EWR EH, HAW EnO AEA 
出 ,将 试 液 分 散 形成 细小 的 霉 珠 和 气 
溶胶 ， 并 随 比较 平稳 的 气流 输送 到 雾 
tE. 

FAH turbulent flame WIM 
助 煤气 供给 全 消耗 型 燃烧 器 ， 并 在 燃 
卉 器 的 喷 口 直接 混合 燃烧 产生 的 火 
焙 。 由 于 试 液 真 接 喷 人 火焰 中 ， 和 使 火 
粮 受 到 扰乱 ， 火 粮 稳 定性 差 ， 霉 化 产 


生 的 气 溶胶 粒度 分 布 范围 宽 ， 大 粒度 
气 洲 腕 多 ,蒸发 脱 溶 消耗 大 量 的 热 ， 


量 ， 对 火焰 有 强烈 的 冷却 效应 ， 蕊 发 
试 液 留 存 的 填 体 微粒 对 辐射 产生 敬 
Ai, FERRAR RRE, 
PERTHE LR BRE RO HE 
动 , 在 火焰 区 内 没有 一 个 明显 的 高 自 
出 原子 良 谋 区 ,吸收 光 程 又 短 、 分 析 
RRB. 在 火焰 光度 分 析 中 还 使 用 


这 种 火焰 。 

稳定 离子 stahle ion 在 离子 源 生 
成 的 离子 ， 离 开 离 子 源 后 直至 到 达 检 
测 器 不 发 生 裂解 的 商 子 。 通 常 ， 指 寿 
mh 10s 长 的 离子 。 

稳定 同位 素 stable isotope 不 发 
生 或 极 不 易 发 生 放射 性 衰变 的 同位 
率 。1913 年 汤姆 森 íJ. J Thomson) 
ALR (F. W. Aston) 第 一 次 发 现 
了 稳定 同位 素 ”" Ne 和 ”Ne。 现 已 知 有 
81 ACR ARERR. ARH, 
质子 数 Z 的 稳定 范围 是 1 ~83 《没有 
Z=43 和 61 的 稳定 癌 位 素 ) ， 质 量 数 
4 的 稳定 范围 是 1 ~209 【没有 4=5 
和 8 的 稳定 同位 素 ) 。 中 子 数 m 的 稳 
定 范围 是 0 ~ 126 (没有 N=19, 21、 
35. 39, 45, 6i, 71, 89. 115 和 
123 的 稳定 同位 素 ) 。 

UE MARE stable isotope- 
tracer method i) FA EE [al ft HE R 
fi ti AGB RS ICR RL 
合 物 在 生物 体内 、 外 动态 变化 规律 的 
方法 。 优 点 是 没有 放射 性 危害 和 污染 
环境 ， 可 在 生理 条 忻 下 进行 试验 ， 广 
证 用 于 临床 诊断 ， 药 理 、 毒 理 和 药物 
代谢 的 研究 。 

稳定 温度 石 量 炉 平 台 技 术 
lized temperature plateau furnace; 
STPF 简称 STPF # AR, MR 
CW. Slavin) 提出 的 一 种 综合 利用 多 
种 技术 的 石 娘 炉 原 子 吸 收 光 谱 分 析 方 
法 。 其 内 容 包括 在 高 质量 热 解 诸 层 五 
轰 管 和 里 沃 去 平台 上 用 快速 升温 进行 
原子 化 ， 用 氢气 酌 载 气 并 在 原子 化 阶 
段 停 止 通气 ， 基 栖 改 进 剂 稳定 被 测 组 


stabi- 
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St, ES AMR AS, WERE PA 


应 检测 电路 和 和 峰 而 积 法 测 基 信号 等 
该 技术 用 于 复 荣 样品 的 分 析 ， 
很 好 的 效果 , 

稳健 线性 回归 法 robust linear re- 
gression ”能 消除 或 降低 异常 点 《out- 
lier) 影响 和 直接 对 韭 正 态 分 布 数 撕 
进行 解析 的 线性 回归 方法 称 作 稳 健 线 
ERRE., EARMEN, 


测量 中 也 往往 存在 异常 点 ， 而 许 包 用 


于 化 学 数据 解析 的 常规 方法 都 是 基于 | 


最 小 二 乘 估 计 基 础 上 的 ， 最 小 一 乘法 
极 易 受 异常 点 影响 ， 是 不 稳健 的 ， 异 
常 点 的 存在 能 引起 分 竹 结 果 很 大 的 仿 


差 , 采用 稳健 线性 回归 法 能 克服 上 上述 


缺点 ， 降 低 异 常 点 对 校正 模型 的 影 
响 ， 扰 宽 了 化 党 计量 学 多 元 校正 的 实 
A. BREAK ae E 
成 分 分 析 等 方面 都 有 稿 健 化 方面 
的 研究 。 

MEMME steady-state signal 是 
“连续 流动 分 析 ”《【 参 见 连 续 流动 分 
HR) 方法 所 采集 的 信息 ， 是 在 进 
PERAK RTS. FEE 
基线 逐步 升 高 ， 最 后 达到 稳 态 水 平 
“高 原型 依 导 )， 其 信号 的 高 度 不 再 
随 进 样 量 的 增加 而 变化 ， 此 时 的 信号 
FARGET. HARHA TTA 
统 的 物理 和 化 学 动力 学 状态 。 

FRR WR eddy diffusion 在 色谱 
过 程 中 ， 指 洲 质 分 子 在 前 进 过 程 中 形 
MASS “WA” ARAL aD. 
FR RCI Ss OR BL, SE 


RAT Shin EM OB. | E). 


Bir 
| 时 间 不 等 而 造成 的 扩散 效应 。 它 使 色 


化 学 测量 | 
的 误差 不 一 定 服 从 正 态 分 布 ， 同 时 在 


访 动 相 受 到 填料 颗粒 的 阻力 ， 级 分 分 


。 | 了 于 在 填充 柱 中 的 流动 方向 不 断 改变 ， 


行进 的 路 径 不 ~- ， 使 其 在 柱 中 的 停留 
谱 峰 变 宽 ， 变 宽 程 度 与 填充 物 的 形 
状 、 大 小 和 填充 的 不 均匀 性 有 关 。 涡 
流 扩散 项 4 =2ad,. 0 fd, 两 项 需要 
协调 。 参 见 范 第 姆 特 方程 式 条 。 

ARR Mi Warburg impedance 
-THARA OR A BAR SB 
EK ET JER AY BEHE o 

MKAA wallaston prism 
FAFA AR D mAN Ey mAAR 
RER. RA. GATRA FER 
i — FA BRE aR. MRK 
光 轴 平行 于 长 直角 按 ， 后 半 棱 镜 的 光 


| MEAP RAM (H2, Xx BEI 


轴 在 空间 也 互相 垂直 ) 。 自 然 光 垂直 
射 入 前 半 校 镜 时 不 发 生 双 折射 但 在 
Re BD ESTAR o HEAD e WHA 
EFES, YS oh Jo Ae Be mE RIE- 
空气 分 界面 上 下 次 折射 ,使 o 光 和 e 
光 意 加 分 开 。 所 以 使 用 滥 拉 斯 顿 楼 贸 
可 以 从 自然 汉 获 得 向 不 同方 向 射出 偏 
离 相当 大 的 两 东 偏 离 光 (Co EAM e 
36). 

污染 的 生物 监测 方法 biological 
monitoring method of pollution 利用 生 
掀 监 测 大 气 和 水体 污 染 的 方法 。 主 要 
A: 现场 油 查 ( 即 在 现场 调查 生物 
的 受害 症状 、 敏 感 程度 ) WAAR 
定点 监测 (适用 于 大 气 污 染 场合 ) 、 
生物 体内 污染 物 含量 分 析 (从 而 了 
解 哪些 生物 适合 何 种 污染 物 的 富 
籍 选 出 特定 指示 生物 《如 利用 
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Hoa. Hees) 进行 监测 。 

PERM AME A toxicity test of 
pollutant 考察 污染 物 进 人 坏 境 后 对 
组 成 生态 系统 的 生物 种 群 和 生物 故 落 


包括 估 群 所 产生 的 毒性 效 谱 。 是 在 传 
| 是 控制 污染 源 的 排放 其 。 污 染 物 排放 


统 毒 理 学 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 除 采 


用 常规 的 实验 室 毒 性 试验 外 ， 还 要 进 | 
行 野外 调查 、|8 间 试验 和 和 定点、 定位 i 
研究， 并 建立 合适 的 生态 系统 数学 模 | 


式 ， 确 定 污染 物 危 害 的 剂量 -反应 关 
系 。 KS, HH BBR, Al 
动物 实验 确定 受 试 动物 半数 死亡 的 毒 
PRB. ULC, as. BET Ab 
毒性 试验 的 实验 设计 提供 依据 - 
污染 物 的 生物 监测 biological mo- 
nitoring of pollution #4] FA 4E 
种 群 或 群落 对 环境 若 当 或 变化 所 产生 
的 反应 甸 明 环境 污染 状况 ， 从 后 物 学 
着 度 为 环境 质量 的 监测 和 评价 提供 依 
据 。 常 用 的 生物 监测 手段 有 以 下 几 个 
方面 : 
(1) 大 气 污染 的 生物 监测 ， 主 
RA: 中 利用 指示 植物 检测 大 气 污 


太 气 污染 状况 ; 辐 观 测 植 物 的 生理 生 
化 反应 ， 对 大 气 污 染 的 长 期 效应 作出 
判断 ; 国 观 测 植物 的 生长 状况 、 年 轮 
Ei, (AAAS BUR Gs 
(2) 水 污染 的 生物 监测 ， 主 要 
有 :中 利用 指示 生物 进行 环境 监测 ; 
多 利用 水 生生 物 群落 结构 变化 检测 水 
污染 ; 加 水 污染 的 生物 测试 ， 通 过 生 


物 生理 机 能 变化 来 测试 水 质 污染 状 | 


况 。 生 物 监测 上 只 有 与 物理 、 化 学 检测 | 


结合 起 来 ， 才 能 取得 更 好 的 效果 。 


污染 物 排 放 标 准 standard for dis- 
charge of pollutants ”国家 为 实现 环境 
质量 标准 或 坏 境 日 标 ， 对 人 为 污染 源 
排 人 环境 的 污染 物 的 浓度 或 数量 所 作 
出 的 限量 规定 。 制 订 这 种 标准 的 目的 


标准 按 污染 物 形 态 分 为 ， 气态 污染 物 
排放 标准 ， 规 定 二 氧化 硫 、 扎 氧化 
H.-A., HE. A. RR 
颗粒 物 等 的 容许 排放 流量 ;液态 污染 
物 排放 标准 ， 规 定 庆 水 〈 雇 液 } 中 
所 含 的 油 类 、 需 所 有 机 物 、 有 毒 金 属 
化 合 物 、 放 射 性 物质 和 病原 址 等 的 容 
许 排 放量 ; 国 态 污染 物 排放 标 玲 ， 规 
证 填 埋 、 堆 存 和 进 人 农田 等 处 的 固体 
废物 中 的 有 害 物质 的 容许 人 洛 量 。 此 . 
外 ,还 有 物理 性 污染 物 排放 标准 如 吕 
声 标准 、 光 污染 标准 等 。 

无 场 区 field-free region; FFR 在 
扇形 磁 质 谱 仪 中 没有 电场 和 磁场 的 区 
域 。 在 离子 源 中 生成 的 各 种 离子 ， 经 
MEM RWR SE, 在 进入 电场 


| 《或 磁场) 之 前 所 飞 过 的 区 域 称 为 第 
染 ; 加 测定 植物 污染 物 的 含量 ， 估 测 | 


一 无 场 区 (first field-free region)。 由 
电场 和 磁场 构成 的 双 聚 焦 项 谱 仪 中 ， 
误 场 和 电场 之 阁 的 无 场 区 域 ， 称 为 第 
一 无 杨 区 (second field-free region) 。 

无 侍 操作 区 。 dust-free operating 
space 按照 美国 瑟 邦 标准 对 清净 环 
塘 的 空气 质量 要 求 ， 无 尘 操作 区 系 指 
在 该 工作 区 内 每 立方 米 庆 气 中 粒 径 大 
FO. Sum 的 颗粒 物 应 该 小 于 100 个 ， 
即 为 100 级 。 由 于 要 使 整个 实验 室 做 
到 并 保持 超 着 较 困 难 ， 且 成 本 太 高 ， 
故 建 立 局 部 的 无 尘 操 帮 区 很 受 重视 . 


AL RAPT. BORA A At 
板 在 实验 室 中 隐 出 - 角 ; 较 小 的 是 用 
发 璃 或 塑料 膜 制 成 箱 。 它 们 的 共同 特 
点 是 在 小 范 半 进 一 步 淮 化 空气 及 设 
备 ， 或 充 以 超 纯情 性 气体 。 

无 定形 沉淀 amorphous precipitati- 
on 颗粒 直径 小 于 0 02um 的 沉淀 。 
参见 品 形 沉淀 条 。 

无 放射 源 串 子 俘 获 检测 器 
dioaetive electron capture detector — 
种 不 用 放射 源 的 电子 俘获 检测 器 。 它 
以 氧气 作为 载 气 进入 放电 电离 宝 ， 电 


non-Ta-— 


ERP A, REE j 


能 自由 电子 和 光子 。 由 于 极 化 概 较 放 
电 人 负极 电位 高 ， 可 吸收 -小 部 分 自由 
电子 进 人 俘获 反应 区 ， 并 在 极 化 极 与 
收集 极 之 间 产 和 牛 一 定 的 基 流 。 当 载 气 
中 的 电 负 性 组 分 进 人 时 ， 即 但 获 自 由 
电子 而 降低 基 流 ， 给 出 信和 号。 这 种 电 
子 俘 获 检测 器 的 优点 是 不 合用 放射 
源 ， 风 度 可 达 400% ， 灵 徽记 与 用 族 
STA FPR RRMA, SR 
FPR BFE 

无 辆 射 跃迁 radiationless transition 
处 于 最 低 激 发 态 (5 WT) 的 分 子 
返回 基态 Sy OR PERE GR BRE 
过 程 。 它 包含 内 转换 IC RREAK 
ISC 等 失 活 过 程 。 

无 规 卷曲 random coil EREM 
与 o BREA. -AEEA 
TRASAR IAA. TORE 
指 设 有 一 定 规律 性 构象 的 那 部 分 肽 链 
结构 。 由 于 酶 的 功能 部 位 常常 处 于 这 


种 构象 区 域 里 ， 所 以 受到 大 们 的 重 ， 


占 的 份额 ， 可 以 通过 拉 曼 光谱 法 测 
定 、 计 算 而 得 . 
无 机 材料 吸附 结合 法 


materials adsorbing combination 


inorganic 


利用 


| 有 具有 强烈 吸附 特性 的 无 机 材料 如 分 子 


Oi BSE AUR, FORA Ee 
FARR ZG el a se aR, 
然后 使 生物 功能 物质 吸附 固定 于 分 子 
第 膜 内 ,以 此 构成 生物 传感器 
的 方法 。 

AMADA inorganic coprecipi- 
tant SEE BG ie A A TE a 
中 生成 一 种 适当 的 沉淀 {载体 沉 
座 )， 使 微量 待 融 组 分 与 之 一 起 共 
Re, ACM PRA RH 
法 。 常 用 的 无 机 共 沉 演 剂 有 和 氢 氧 化 
物 、 硫 化 物 、 水 侣 二 氧化 锰 、 硫 酸 
ik. SRS. AR. A, TR 
Akos, MAME, CHR 
WAS. RMB AK, BADR, E 
在 较 宽 的 pH 值 范围 内 使 用 ， 对 于 
许多 阳离子 都 是 极 有 用 的 捕 集 剂 ， 
‘Oy RW Ag. Al, Co, Cu, Mg, 
Mn 等 很 多 元 素 的 离子 。 

无 机 失 价 化 合 物 苯 了 到 extraction of 
inorganic covalent compound — 4a }y- 
HERAT. RHEL. 4 
L. Ch, Brn, GeCl,, Asl, Sol, A 
00, 等 稳定 的 共和 价 化 合 物 ， 它 们 在 
水 溶液 中 主要 以 分 子 形式 存在 ， 不 带 
电荷 。 利 用 CCL, . CH, Cl 和 蒜 等 情 性 
Sm, THEMA KAM PH 


| 取出 来 。 


无 机 离子 定性 测定 


inorganic ion 


寓 。 无 规 卷曲 在 蛋白 质 二 级 结构 中 所 | qualitative detection ”无机 离子 定性 济 
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定 是 建立 在 固态 的 无 机 物 由 于 离子 
间 的 相互 作用 市 使 光谱 的 谱 带 增 
宽 ， 并 使 庙 图 复杂 北 的 基础 上 的 。 
WAER TAA AD a aR 
宽 ， 它 的 频率 会 受 阳 离子 的 影响 而 
恋 北 ， 另 外， 无 机 离子 的 定性 测定 
也 建立 在 它们 的 水 海 液 光 谱 图 由 于 
SFERE i, RPE A es i 
HRT AB oe, A AI 
特征 变 得 明显 ， 特 征 频 率 相 对 因 定 


的 基础 上 的 。 只 要 很 好 地 控制 被 分 | 


析 样 品 水 溶液 的 pH 值 ， 觉 借 无 机 
化 合 物 的 水 溶液 红外 光谱 ， 对 -- 些 
常见 的 无 机 从 原子 离子 能 可 得 到 正 
确 而 肯定 的 定性 分 析 结 果 。 

EHLE F ERK inorganic ion ex- 
changer 具有 离子 变换 性 质 的 元 机 
物质 。 如 氧化 铀 就 可 以 用 作 离 子 交 换 
色谱 的 固定 相 ， 是 典型 的 无 机 离子 交 
Hfi. 

FOOLER A -F 23837 inorganic anion 
exchanger 无 机 阴离子 交换 剂 有 活性 
氧化 铝 、 钻 锌 酸 盐 和 钛 馈 酸 盐 等 ， 但 
以 活性 氧化 铝 最 有 实用 价值 并 早已 商 
车 化 。 话 性 氧化 铝 在 溶液 中 具有 无 机 
阴离子 交换 剂 的 性 质 ， 阴 离子 在 
ALO, 柱 上 吸附 能 为 ， 其 次 序 由 高 到 
低 为 


OH- > S07 > CrO; > MoO)” > 


| POR” >F > Chm >NO > COJ > S037, 


AsOys , VO 


HARRA ILHA A T E ip LL. 


:活性 氧化 铅 最 大 特点 是 对 F- SO 


有 很 高 的 选择 性 ， 是 日 前 国际 上 饮用 
水 踪 扬 最 普通 使 用 的 方法 ， 同 时 也 是 
从 各 种 复杂 体系 中 分 离 S0;” 最 实用 
的 方法 

无 机 质谱 法 inorganic mass spec- 
trometry 用 质谱 仪器 对 无 机 化 合 物 
ETS Ra. BRL 
火花 源 仪器 为 主 ， 目 前 成 功 地 把 电 
感 耦合 等 离子 体 (OC) 电离 源 与 
质谱 结合 起 来 ,使 质谱 法 更 广泛 的 


用 于 无 机 物 的 分 析 。 无 机 质谱 法 的 


主要 应 用 领域 有 : 高 纯 气 体 中 痕 量 
杂质 分 析 : 无 机 物 元 素 分 析 ; 国体 


: 表面 的 微 区 和 深度 分 析 等 。 无 机 质 


谱 法 的 突出 优点 是 它 具有 超 高 灵 
FF. 
F W SE aR fk eS ie Ok HK 


distortionless enhancement by polariza- 
tion transfer method; DEFT 一 种 利 
用 极 化 转移 技术 区 分 CH, (n= 


! 1-3) ÆR RO ARR, i Bk oF 


列 如 下 


ac 观测 核 一 90°,. 


1 


18 FARE 90°. ——— o 180" 
HRE 90°. Won 


ad" Hn fa BE AY A KO o, Bob toii 
It C 受到 180°,, 的 作用 ， 此 时 'HH 核 
产生 了 极 化 并 转 称 给 与 它 看 合 的 *C 
i, HEPC BARS. SE ,为 


180°, 采集 FID 


I 1 
“aja 2EM 
45°, 90°40 135° 时 ， #25 i 


的 演化 ， 将 分 别 接收 到 的 是 ，CH, 和 皆 
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Etf, CH, 为 负 峰 的 3 张 谱 图 。 对 3 
张 谱 图 进行 比较 租 编辑， 可 以 分 别 获 
得 只 出 现 CH; 一、 一 CH: 一 ， 


CH- ALBEE, A A ， 


获得 季 碳 的 信息 。 它 与 不 站 敏 核 的 极 


化 转移 增强 法 【INEPT) 比较 ， 脉冲 | 
序列 简短 .容易 操 作 ， 谱 图 相位 | 
| odisperse packing 表面 和 内 部 都 无 孔 


PRE. 

ARET electrodeless discharge 
lamp; EDL 用 于 原子 吸收 光谱 分 析 
的 一 种 锐 线 光源 。 它 是 在 长 3 ~8em、 
直径 约 为 10mm 的 石英 管内 ， 放 人 被 
测 元 素 金 属 或 曾 化 物 ， 并 充 有 几 百 由 


压强 的 情 性 气体 ,将 放电 管 冒 于 射频 | 


或 微波 高 频 电 场 中 ， 异 助 于 高 频 火 花 
引发 放电 ， 随 着 放电 的 进行 ， 管 内 湿 
EAR, PERRERA EMRAH 
解 敲 ， 同 时 放电 管内 的 惰性 气体 原子 
受到 激发 ， 被 激发 的 惰性 气体 原子 与 
RAWTKER, ERATE 
子 激发 ， 发 射 特征 的 共振 辐射 。 它 有 
射频 和 微波 激发 两 种 方式 用 
100Hz ~ 100MHz 的 射频 激发 ， 光 源 
稳定 性 高 GRR; 用 大 于 
100MHz 的 微波 激发 ， 输入 光源 的 功 
率 转 为 辐射 的 效率 高 输出 强度 大 ， 使 
用 寿命 长 。 为 了 保证 它 工作 的 良好 稳 
定性 ， 要求 放 电 管 内 的 物质 在 200 ~ 
400 人 具有 吾 帕 以 上 压强 的 蒸气 不 ， 
这 使 许多 元 素 的 无 极 放 电灯 的 制造 受 
到 了 限制 ， 目 前 制造 的 无 极 放电 灯 仅 
限于 那些 本 身 战 其 化 合 物 具 有 较 高 荡 
SFM So. wai, W. OTR, 
D. ah. HES, 


FC St EAB non-gel cap 
ilary electrophoresis Hik $i EMER 
TER G POS RS mi Ai eR I 
Tr SE KR. 常用 的 
TC BE oP PA FR AR 3 A OD RS 


: i. PRATER RE, RO 


BA RES 
无 孔 单 分 散 填料 。 non-porous mon- 
也 的 实心 球 颗 料 。 为 了 适应 生物 大 分 
TRARRE, Unger 提出 用 t ~3pm 
粒 径 的 无 蕊 小 球 作 轩 定 相 ， 大 分 子 蒂 


| 质 在 无 扎 小 球 之 间 的 空降 中 通过 ， 并 


与 小 球 表面 相互 作用 ， 实 现 生物 大 分 
了 的 快速 分 离 。 无 孔 小 球 的 基质 有 硅 
腕 .树脂 和 金属 氧化 曙 (如 一 
AEH) 。 

ikh eME pulse-free chroma- 
tographic pump ”在 被 相 色 谱 中 使 用 
的 不 产生 淤 流 脉冲 的 高 压 输液 泵 。 如 
双 话 寨 往复 夺 就 可 以 通过 > 个 活塞 的 
ORR AER, ER ORL 
无 脉冲 波动 ， 从 而 获得 良好 的 分 析 重 
现 性 。 

Attiki unbiased estimator 
MRH ir th SM E. 
其 统计 含义 是 ; 在 有 限 次 测量 时 ， 击 
样本 值 求 得 的 悄 计 值 在 待 估 参数 的 直 
值 附近 波动 ， 且 其 期 望 值 就 是 待 估 参 
数 的 真 值 ， 用 它 来 估计 待 知 参 数 时 没 
FRERE. MARE AT Be 
体 平均 值 岂 的 无 篇 倩 计 值 ， 料 本 方差 
5 2 MATT 2 o? 的 无 偏 估计 值 。 

无 铅 汽油 unleaded gasoline PÊ 
LARA Mn. SB RAR At a 
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HLS RS. Go 
ABR Fe a. EAB 
EHTE. iki 
PUB ECE, TEE T AA 0. 3% 
LAFAI Z AES, AOE 
15-20 tfi., AAMEN 
WATR. Sue RS 


A SUL TR, RERA 
SLATER. CASH. TM BE 


RAS. BAe MESH SF PR 
会 铝 汽 油 的 使 用 ， 市 改 几 其 他 污染 小 
践 无 污染 的 汽油 抗 爆 剂 。 

FCM) nondestructive examina- 
tion; NDE 在 不 损坏 被 检测 物 的 完 
整 性 及 其 使 用 价值 的 前 提 下 检查 和 发 
现 其 存在 的 各 种 缺 隐 ， 或 测定 材料 性 
能 参数 以 评价 共 质 量 的 一 种 非 世 坏 性 
检测 技术 。 广 泛 用 于 材料 、 设 备 、 产 
m. 核燃料 元 件 等 的 质量 检查 ， 医 学 
诊断 , 文物 鉴定 地质 勘探 等 
各 领域 。 

药 Duorene 多 环 芳烃 的 一 种 ， 
为 可 以 发 紫色 荧光 的 无 色 片 状 结晶 。 
培 点 116 ~ 117 和 ， 沸 点 293 ~ 205% , 
HET RES, Boe 
烷 制 得 。 

WB object lens 电子 显微镜 中 
关键 部 件 之 一 ， 是 电子 光学 系统 中 获 
得 县 有 一 定 分 辨 本 领 的 放大 电子 像 的 
ATER. EM MBAS RARE E 
决定 了 透射 电镜 分 辩 本 领 的 好 坏 。 

物理 钝 化 法 physical deactivation 
对 载体 进行 钝 化 处 理 的 -种 方法 ， 它 


是 用 化 合 物 进行 物理 禾 盖 以 达到 印 化 


AS a, wo Re ABs mT ae ee ak eR 


| UMS 


. ysis 


i #, CABG, ieee 


物理 干扰 physical interference 


| ERESIA, Ra % 


度 、 表 面 张 亡 的 改变 导致 溶液 提升 速 


| 度 、 愉 化 过 程 、 气 溶胶 粒度 分 布 和 伟 


af. PRIZE ANSE eA ch BE 
bY) DB] a> thi BR A TS he RF te 
Mo EARRAS Pik (CP) 和 
火焰 春子 吸收 光谱 法 (FAAS) 中 ， 
这 种 干扰 效应 与 观测 高 度 有 关 。 

物 相 形态 分 析 phase species anal- 
物 相 形态 分 析 是 状态 分 析 的 一 


E, 六 射 线 物 相 和 差 热 分 析 等 ; EE 
用 化 学 分 析 手 段 进行 化 学 物 相 形态 分 
本 ， 如 涅 法 化 学 分 析 法 ， 即 用 不 同 的 
ATR, Web Pam, wh 
EDAD. PEA eA 
金属 腐蚀 产物 、 SiR. 锈 层 等 
的 分 析 。 
物质 的 量 quantity of substance 

物质 的 量 n， 是 国际 单位 (SI) 制 中 
七 个 基本 量 之 一 ， 是 从 粒子 数 这 一 入 
度 表 示 物 质 雪 少 的 一 个 物理 量 ， 即 以 
RIMES (Avogadro) 常数 为 单位 
表示 系统 中 存在 多 少 基本 单元 (项 
子 ， 分 子 、 离 子 、 电 子 、 光 子 到 其 他 
粒子 ,或 是 这 些 粒 子 的 特定 组 各 ) 数 
目的 -个 物理 有 量 , 单 位 是 摩尔 
(mole, 书写 时 常用 mol) . n, 即 表示 
单元 B 的 物质 的 量 , 它 与 系统 中 单元 
BRAN, 的 关系 为 


-M 


n= 


708 wu R8 


式 中 , 了 工 为 Avogadm 常数 (数值 上 等 
FO 0k KE? C 的 版 子 数 ,其 值 


H 6.022045 x10") 。 系统 中 B 的 物 | 
Wife a, 与 其 质量 的 me (ke) 的 关 


系 可 表示 为 
ma X 1000 
ny T 
WH, MA BARRER PA g 
为 单位 表 不 党 隆基 或 分 子 量 等 ) ,要 


注意 ,使 用 时 “物质 的 量 ” 这 由 个 字 : 
| RRR BA La. Hw Ak 


不 能 拆 开 使 用 ,。 

误差 ero 测量 值 与 真 值 之 差 。 
误差 按 其 性 质 果 以 分 为 随机 误差 、 系 
统 误 差 和 过 失误 差 ; 按 其 产生 的 原因 
可 以 分 为 仪器 误差 、 方 法 误差 、 试 剂 
误差 、 操 作 误 差 和 环境 误差 。 测 定 值 
经 过 误差 校正 之 后 更 接近 于 真 值 ， 但 
HARA. AAR EAS HAA 
误差 。 随 机 误差 影响 测定 结果 的 精密 
E, 系统 误差 影响 测定 结果 的 
HE WH EF, 

误差 传递 ”ermor propagation 4 H 
接 测量 值 的 测量 误差 向 最 后 测量 结果 
的 传递 转移 的 过 程 。 在 测定 过 程 中 ， 
许多 测定 结果 都 是 从 多 个 直接 测定 其 
通过 计算 得 到 的 , 各 直接 测定 量 的 测 
量 误差 最 终 都 反映 在 测量 结果 中 。 若 
测量 结果 7 是 由 多 个 独立 直接 测定 量 
x, 得 到 的 ，y SFO, 
x), SUSIE RO EH 

= (Se Jon (Re 


了 ax, I ox, 
tone (Ha? 
ax, fin 


式 中 ，{ 站 是 (i=1,2,…,n) 将 其 


Xp, 和 


WH of 传递 给 y 的 误差 传递 系数 ; 
是 测定 x 的 方差 。 

RKB ”nebulizer 将 试 液 分 散 为 
气 深 胺 的 部 件 ， 是 原子 光谱 分 析 的 --… 


:种 溶液 进 样 装置 。 其 功能 是 在 动力 的 


FAF. ARR ARA 
胶 并 引入 原子 化 器 。 溶 液 寺 化 进 样 是 
等 离子 体 原子 光谱 分 析 和 火焰 原子 光 
谱 分 析 的 主要 进 样 方式 。 常 用 的 雾 化 


a. MESES. Mb Ree 
RE, (AA, eR, fh 
Hlp., FRA LAY 
Fie BH. BIA 1.5% ~ 2%, 适 
ATR SRB, APR RR 
BT LPR BRB SAA MH 
40k HA BOR BIW. HR 
RA., FR BEB BR A, 
FURS} th RS 

Hi nebulization chamber MW 
称 预 混合 室 。 预 混合 型 火焰 原子 化 器 
的 一 个 部 件 。 它 的 内 壁 常 做 成 锥 形 
A), MR- EU ES. ETR 
BR AAU A AE Bb A Ba 
ae, ZEA SE SE a a 2 ~ 3mm 处 
装 有 一 个 碰撞 球 或 扰 流 器 ， 或 同时 装 
AF HRA. ES HE HY 
SR RIMES URAL, aE 
Fat AE AEE pM, 
它 的 功能 是 使 由 雾 化 器 产生 的 粒度 较 
大 的 气 溶胶 凝聚 为 更 大 的 液 珠 沿 室 台 


| 流 人 洪 滚 管 排 走 ， 问 时 使 细 和 粒度 的 气 


溶胶 与 燃气 、 助 燃气 在 室内 充分 混 
人 名， 以 减少 其 进入 火焰 时 引起 的 火焰 


FE xi 709 


扰动 ， 使 火焰 燃烧 更 稳定 ， 亦 利于 分 
析 物 在 火焰 内 有 效 地 原子 化 ,减少 和 
消除 记忆 效应 。 

FR 


efficiency of nebulization 


CASE SRR SBOE UE A Ae a | 
FR EEE H RE ik A a > 


E. FERRERA TEE 

HAH, dik FERAE E tE 

E. SPR RAI . PETS FS 
RB fog 


及 其 他 条 件 ， 如 受 力 ， 爱 热 等 的 作用 
下 ， 仍 能 引起 程度 不 大 的 变 黑 ， 这 种 
没有 光 的 作用 而 引起 的 乳 谢 还 原 产 生 
PR ARS, i Ee RR Re E 


FREE POE, ARM EE | 
与 感光 板 保 存 的 时 间 和 条 件 有 关 , 时 ; 


mA, FERK. 

HBR fog density 未 曝光 的 
乳剂 经 显影 后 产生 的 黑 麻 ， 即 乳剂 特 
性 曲线 下 部 分 与 纵 坐 标 交 点 处 的 黑 度 
Se ERA PIKE, SHME 
与 感光 板 类 型 、 存 放 条 件 和 期 限 、 显 
影 时 间 和 温度 有 关 。 老 冉 黑 度 会 在 一 
定 程度 上 覆盖 强度 较 低 的 谱 线 ， 因 而 
会 影响 微量 元 素 的 检 出 。 所 以 应 尽量 
采用 老 矣 黑 度 小 的 光谱 干 板 ， 并 尽量 
dl fie] SES Be aK 


感光 板 的 乳剂 层 没 有 | 
受 光 照 作用 的 那 部 分 ， 但 在 显影 剂 以 


X 


EE RH) RS 
stripping voltammetry; ADSY 是 一 种 
以 吸附 作为 富 集 手段 的 溶出 伏 安 分 析 


adsorptive 


1 法 ， 即 在 一 定 的 条 件 下 ， 使 被 油 物 质 


以 自发 扩散 或 强制 对 流 吸 附 在 电极 
E, RRR CHAMBER, 
将 被 测 物 质 从 电极 溶出 ， 根 据 所 得 的 
REAM RE. GAPE A 
机 化 合 物 、 药 物 、 生 物 物质 及 无 机 元 
素 的 测定 。 

EE adsorption isotherm 
在 一 定 温度 下 ， 某 一 表面 (或 一 定 
量 的 吸附 剂 ) 吸附 气体 的 量 与 气体 
平衡 压力 的 关系 ， 或 吸附 液体 的 量 与 
液体 平衡 浓度 的 关系 曲线 称 为 吸附 等 
温 线 。 吸 附 量 的 常用 单位 是 每 单位 质 
最 的 吸 峙 剂 吸附 气体 〈 在 273. 15K 
和 14.01 x10 Pa 压力 下 ) 的 体积 或 液 
体 的 量 。 下 页 图 是 不 同 温度 下 NH, 
EHER ARRE. ERRE 
谱 中 存在 两 种 类 型 吸附 等 温 线 ， 一 类 
是 线性 等 温 线 ， 其 分 配 系数 是 与 溶质 
谈 度 无 关 的 常数 能 获得 对 称 的 色谱 
峰 ， 衬 质 的 保留 时 间 不 随 浓 度 而 变 


| 化 。 另 一 类 是 非 线性 等 温 线 ， 分 配 系 
| 数 随 溶质 浓度 增 大 而 变化 。 非 组 性 吸 


附 等 温 线 久 有 两 种 形式 ，--- 种 旦 凸 


| 形 ,， 洗 脱 时 呈现 不 对 称 的 拖 尾 色谱 
， 峰 ,保留 时 间 随 样品 量 的 增 大 而 减 


小 ; APERE RR BME, Be 


7i0 xi R 


出 前 伸 色 谱 几 ， 随 着 样品 量 的 增加 ， 
保留 时 间 亦 增加 ， 焉 少 样品 基 ， 有 上 可 
能 获得 对 称 的 色谱 峰 。 


160F 


if) 0.40 |. 
PAD.iMPa 


Sat 


MERA BSR adsorption current 在 
任何 个 别 的 外 加 电位 下 ， 其 大 小 取决 
于 电 福 性 物质 或 电话 性 物质 的 氧化 或 
还 原 产 物 在 指示 或 工作 电极 上 吸附 的 
速率 或 程度 的 法 拉 第 电流 。 

B43 BFE adsorption separation 
国体 表面 受到 的 作用 力 是 不 饱和 的 ， 
当 其 暴露 在 某 气体 中 时 ， 气 体 分 子 
将 会 附着 在 周 体 上 ， 这 种 现象 称 之 为 
TRAN. ORAL Bde fe BAF PL 
理 之 一 来 实现 的 : 位 阻 效应 、 动 力学 
效应 和 平衡 效应 。 实 际 吸 附 过 程 往往 
是 物理 吸附 和 化 学 吸附 同时 存在 。 气 
ARORA HEB HE. ed OR. ay 
FRR PO EL Sh BA ECE 液 
-ER Bt FRE fe ST. 
SPR TRS. MER 
中 的 离子 进行 交换 吸附 ， 在 分 离 、 提 


”可 电解质 方面 有 广泛 应 用 ， 碳 多 孔 微 


] 


| tion 


， 过 程 中 ， 构 草 离 子 按 .- 定 的 规律 排 


球 可 能 使 氨 的 生产 成 本 降低 。 同 时 开 
发 出 -种 所 请 超 A WE PER, Co 
Be Be AR BRT PE Bt AT EP ISTER 
高 2~6 信 。 参见 碳 多 孔 微 球 条 。 
REPLIE © adsorptian coprecipita- 


共 沉 泻 现 象 中 的 一 种 。 在 沉淀 


A, TE aati BB ah He AFERE, 


| 查 在 晶体 表面 的 离子 电荷 则 不 平衡 ， 


从 丽 会 导致 沉 注 表面 吸附 杂质 ， 并 在 
这 演 表 血 上 构成 由 表面 吸附 杂质 离子 
FEE ERASER BA Fk AES BP Be HT 


| 衡 离 子 形成 的 扩散 层 所 组 成 的 所 谓 吸 
| BRA BE. ME R ABB i De ~~ de HL 


BE, JSAP STD. Ra POE 
表面 吸附 所 引起 的 杂质 共 沉 演 现 象 ， 
称 为 吸附 共 沉 证 。 吸 附 在 沉淀 表面 第 
一 层 .上 的 元 子 是 只 选择 性 的 ， 通 常 是 
RETREAT. meee 
AURA aw Ft: AES AB 
PS Te PE lS RR A 
小 ) 的 化 合 物 的 离子 优先 被 吸附 ; 离 
THIER. KAMA, MERE 
附 ; ERED, RMA. 
附 的 杂质 愈 多 ; 温度 升 高 ， 吸 附 量 减 
少 , 因 吸附 作用 是 一 放 热 过 程 。 
EWA adsorbing material 表面 
FA RATA TERR (RO, RE 
BARALHO. KETAT LERE TE 
地 吸附 不 同类 型 在 机 化 人 台 牺 ， 在 液 相 
色谱 中 可 用 来 作 国 定 相 。 
RAAT adsorbent activity 指 
RR BAY FA] R HAE ge ot TARBA. R 
附 剂 表面 的 吸附 位 点 越 多 ,吸附 活性 


Rm xio 7H 


BH 

FR Be Se thy Ft Be 
um constant THE SE AVE PF Aik 
到 平衡 状态 时 ， 单 位 后 其 固定 相 中 被 
吸附 的 组 分 量 与 单位 体积 流动 相 中 该 
ARMA, Lu, A, ER E 


是 气 - 固 色谱 路 的 重要 参数 。 和 如 果 两 ， 
1 类 等 。 对 于 永久 性 气体 和 易 挥发 性 化 


TARE TAD AG HI RF 
衡 常 数 ， 它 们 和 后 此 不 能 分 离 ， 色 谱 峰 
EER, 两 个 或 多 个 组 分 的 吸附 平 
衡 常数 相差 越 大 ， 它 们 的 色谱 峰 分 离 
的 就 越 好 


p -每 克 四 定 相 中 被 吸附 组 分 的 量 
“等 这 开演 动 相 中 组 分 的 全 


x = SES UR em 
SSATP ES E 


OB; Bit E Fl 3k HE eB adsorption sol- 
veni strength parameter 在 络 定 的 吸 
附 剂 上 ， 深 剂 的 相对 极 性 大 小 。 它 能 
较 好 地 托 度 吸附 色谱 体系 的 洲 
剂 强度 。 

RE RY EW absorption chromatog- 


raphy 
分 分 离 和 分 析 的 色谱 方法 。 在 色谱 法 
中 ， 以 各 种 团体 吸附 剂 为 固定 相 ， 以 
气体 或 液体 为 流动 相 ， 样 品 混合 物 遂 
过 填 于 柱 内 或 铺 成 薄 层 的 固定 相 时 ， 
由 于 各 组 分 与 固定 相 之 间 吸 附 - 脱 附 
BARS H+, RRR ERA 
I), CRO 2A Op ae Be SD Re a 
AA, SAI SER A 5 

AB PA? PLOT 4 adsorption type 


porous-layer open tubular column 该 


类 型 色谱 柱 沾 填 充 的 是 对 永久 性 气体 | 


和 低 沸 点 化 合 物 有 较 强 保留 的 吸附 剂 


adsorption equilibri- | 


利用 吸附 性 能 不 同 实现 各 组 |! 


| 示 终点 的 到 达 。 


| 体 吸附 剂 作 填料 的 色谱 柱 。 是 液 加 吸 


| AM, FRAP RRA 


物 。 用 于 制备 吸附 型 PLOT 柱 的 吸附 
MARE, EEH NEER AA 
ARRA. SCHL AG 
Mike. DTi (SA 和 13X), AS 
RE, RATHER SS; AiE 
EAH TL RH RB 


合 物 的 分 离 ， 吸 坠 型 PLOT 柱 是 任何 


| 其 他 类 型 的 柱子 所 不 能 蔡 代 的 。 


吸附 指示 判 


adsorption indicator 


| BUREN Ea ee a PAA al (Fa 


jans) 法 所 使 用 的 一 类 指示 剂 ， 属 有 
PLAS. SERRATE RN Se, 
可 能 因 形 成 某 种 化 合 物 导 致 指示 剂 分 
子 结构 的 变化 而 使 其 颜色 发 生变 化 。 
吸附 指示 剂 分 两 娄 : 一 类 为 酸性 染 
料 ， 如 荧光 黄 及 其 条 生物 ， 能 解 离 出 
指示 剂 阴 离子 ; 另 一 类 为 碱 性 染料 ， 
如 甲 基 柴 ， 罗 丹 明 66 等 , 能 解 离 出 
Hearn ABE To MAREE (用 HF 
表示 ) 作为 AgNO, 滴定 Cl - 时 的 指 
MAAR: 在 化 学 计量 点 前 ， 深 被 中 
Cl 过 量 ，AgCl 沉淀 胶 粒 带 人 负电 ,不 
吸附 HF AA SRA), RRE 
请 的 黄 绿 色 ; 当 滴 定 到 化 学 计量 点 
时 ， 稍 过 量 的 AgNO, 即使 AgCl 沉淀 
胶 粒 带 正 电 ， 强 烈 吸 附 Fl, GRAE 
发 生 明 显 变化 , 沉 注 表面 叶 淡 红色 指 

GRP EE adsorption column i A 
BATE FAMAE, MEREM 
AERE., 

ERE absorbance A BEST ae 


7i2 xi 有 暖 


BE h SSeS TRIE T E HA A 
数值 。 它 是 一 个 量 网 为 1 的 基 ， 用 符 
FARR 


i 
=le 


在 过 去 的 文献 中 , 曾 称 光 密度 DC opti- 
cal density ) 或 消光 £ ( extinction). ME 


AERA MATE, WAEA EKE ， 


生 的 总 吸光 度 等 于 吸收 层 内 者 吸收 物 
HOER HREM A = EA, E 
进行 混合 物 光度 分 析 的 基础 。 

月 光度 比值 法 absorbance ratio 
method 利用 吸光 度 的 比值 求 出 样品 
组 分 僻 量 的 方法 。 基 于 吸光 度 的 加 和 
性 ,在 某 -频率 处 测 得 的 总 吸光 度 等 
于 各 吸光 组 分 的 吸光 度 之 和 。 对 于 一 
个 两 组 分 A MBER, AADA 
不 干 拢 的 特征 吸收 峰 { 或 者 组 分 A 在 
频率 1 处 的 摩尔 吸收 系数 sx 远大 于 
组 分 2 在 频率 1 处 的 摩尔 吸收 系数 


an 组 分 B 在 频率 2 处 的 摩尔 吸收 系 | 


数 ma 远大 于 组 分 A 在 频率 2 处 的 摩 
尔 吸 收 系数 a ) , 则 在 频率 1 处 和 频 
率 2 处 测 得 的 吸光 度 A, = aa baca, 
Ay =tadacu 由 于 出 A, 在 同一 薄膜 获 
得 ,如 =B6。 令 R=A,/A,,K = aa 
fl) R= K xec Me, te, =1, 8% 
e,=R/(K +R), ep = K/(K +R) 

AP. 天 值 可 由 作 图 法 获得 ， 配 制 一 
系列 起 和 8B 不 同比 例 的 标准 混合 被， 
分 别 测定 A, AA, LR WHER, 
caxca 为 模 坐 标 必 图 得 一 曲线 ， 该 曲 
线 得 斜率 即 为 坟 。 比 值 法 不 党 考虑 样 
品 摩 度 ， 特 六 适合 主 红外 分 光 光 度 法 
中 湾 化 钙 压 片 法 ， 油 磨 法 或 薄膜 法 的 


定量 分 析 : 

MBAR occlusion coprecipita- 
tion 共 沉 证 更 象 中 的 一 种 。 在 沉淀 
TES, MAREE AR, WR 
吸附 的 杂质 离子 来 不 及 离开 沉淀 表面 
ERTL LR a RR 
BERERA, EIE. RM 
S| FRR. WAAR 
规律 。 

吸 热 峰 endothermic peak E2244 
分 析 中 ， 当 试 样 温度 低 于 参 比 物 温 度 
CRI AT 为 负 值 ) 时 所 记录 的 差 热 曲 
线 上 的 峰 。 

吸收 absorption 物质 吸收 其 他 实 
物 或 能 量 的 过 程 。(1) 实物 的 吸收 ， 
一 种 物质 吸收 另 一 种 物质 进 人 内 部 并 
与 之 融合 或 化 人 台 的 过 和 要。 例如 ， 硫酸 
或 生 右 忒 吸 收 水 分 ， 血 液 吸收 养料 ， 
固体 或 液体 吸收 空气 或 其 他 气体 等 。 
(2) AM MAR HR: OGM 
We, TRE a Bl ft Ee AN (on 
声波 或 电磁 辐射 ) 一 部 分 被 表面 反 
射 ， 另 一 部 分 被 表面 吸收 后 转变 为 其 
化 形式 的 能 量 ; DAREK, HEE 
在 介质 中 沿 某 一 方 息 传播 时 ， 随 人 人 射 
深度 逐 淅 被 介质 吸收 的 现象 ， 例 如 琉 
FRU RR, SMB X 射线 、 
水 吸收 声波 等 。 分 析 或 分 高 北 学 中 常 


常 利用 实物 的 选择 性 吸收 对 混合 物 进 
行 分 离 或 回收 。 
WE Be A ERs image of adsorption 


current 利用 吸收 电子 作为 检测 信号 
的 扫描 电子 像 。 它 是 在 人 射电 子 射 人 
样品 后 ， 经 多 次 非 弹性 散射 并 且 能 量 
耗 尽 而 形成 的 。 吸 收 电流 像 的 衬 度 与 


m xi 73 


次 级 电 了 像 和 背 散 射电 子 像 的 衬 魔 相 
反 。 因 此 ,吸收 电 党 像 可 以 用 来 表示 


成 突变 点 这些 突变 点 的 出 现 是 因为 
随 着 波长 的 增加 ,X 射线 光子 的 能 量 


表面 宛 素 分 布 状 态 和 样品 的 表面 形 
mM. HRA A SSA BO ee 
WE. 

吸收 定律 ”absorption law 表征 物 
质 吸 收 辐射 所 但 循 的 规律 。1729 年 
tpi} (P. Bougouer) 首先 提出 了 辐射 
暖 收 与 吸收 讨 厚 度 之 间 的 关系 ，1768 
年 庆 伯 (J. H. Lambert) 又 重新 表述 


了 这 一 关系 ， 单 色 辐 射 通过 吸收 介质 


AY, FATS NE RR a AE RIG | 


数 地 减弱 。1852 46 th aR ( A Beer) 
提出 了 辐射 吸收 与 吸收 物质 清 座 的 关 


系 ， 单 色 辆 射 通过 一 定 厚度 吸收 层 的 ， 


Bim., FB STE Be RAR i A E 
度 增 加 旦 指数 地 减弱 。 辐 射 吸收 定律 
可 以 表示 为 
h 

A=lg = sed 
式 中 ,4 是 吸光 度 ; 五 和 了 分 别 为 人 射 
和 适 射 辐射 强度 ;ze 是 吸收 物质 的 物质 
的 量 流 度 ;! 是 吸收 层 的 厚度 ;s 是 摩尔 
BARR. e HY SPR BEA mol ， 
L "的 物质 在 lem OR de E I E A oe 
辐射 产生 的 吸光 度 值 ,依赖 于 吸收 物 
质 的 性 质 和 辐射 频率 ,表征 物质 对 特 
征 频率 (波长 ) 辑 射 的 吸收 能 力 。 它 是 
吸收 光谱 定量 分 析 的 基础 。 

WERE absorption jump ”物质 的 
质量 吸收 系数 在 X 射线 吸收 限 处 的 帘 
变 。 在 一 般 情形 下 ,物质 的 质量 吸收 
系数 是 随 人 射 X 射线 波长 的 增加 而 增 
加 的 ,但 当 波 长 增加 至 超过 革 些 临界 
值 时 ,质量 吸收 系数 会 突然 下 降 而 形 


下 降 , 当 下 降 到 不 足以 逐 出 吸收 体 中 
某 一 无 泰 某 一 能 级 的 内 屋 电 子 时 ,就 
会 引起 质量 吸收 系数 的 突然 下 降 。 质 
和 时 吸收 系数 在 X 射线 吸收 限 短 波长 全 
的 极 大 值 和 长 波长 侧 的 极 小 值 之 差 就 
被 称 为 吸收 陡 变 。 

RERE absorption jump ratio 
质量 吸收 系数 在 于 射线 吸收 限 短波 长 
侧 的 极 大 值 和 长 波长 侧 的 极 小 值 之 
it. MAREE AA BREE 
一 能 级 q RRR. Bw (AS) E 
示 吸 收 限 类 波长 出 质量 吸收 系数 的 极 
Ata. jn (A) RAIA KE 
BRK ARMM RL (A, WS, = 
Ee AA 称 为 该 元 素 能 级 HARE 
th, Me RS AEH RABE te, 
ef BASU AG hy He EER A ee A, 

原 收 贬 absorption peak 又 称 最 
RU, FR ee AE RR 
BBS. RUE AVA, BRERA 
豚 收 泸 长 。 一 个 吸收 光谱 可 以 有 客 个 
吸收 峰 。 它 可 用 来 鉴别 产生 吸收 光谱 
的 物质 ， 油 量 吸 收 峰 的 吸收 强 庆 可 以 
确定 产生 吸收 物质 的 量 。 

PR RRB BE absorption peak in- 


| tensity LMR Wy Ae BF Be oe BRE 


的 几率 ; 跃迁 几率 < | | ER, ah 
中 而 为 红外 电磁 波 的 电场 矢量 ; pu 
ARERR, CRAPS SR 
矩 ， 它 反映 振动 时 侦 极 矩 变化 的 大 
小 。 当 分 了 中 含有 杂 原 子 时 ， 其 红外 
庶 峰 -一般 都 较 强 。 反 之， 两 端 取代 其 


7i4 xX OE 


#2 BANK BY BRB BT ET Fb RU 
则 较 弱 。 

PR er a AY tik position of absorp- 
tion peaks PEVA, BMAP RUZ 
红外 线 的 波长 {或 滤 数 ) 应 固定 不 变 . 


但 事实 上 ,由 于 同一 种 基 团 在 不 同 分 ， 


子 中 所 受 着 的 诸如 化 学 键 两 端的 原子 
质量 以 及 化 学 键 力 常数 ,化学键 的 振 


动 形式 以 及 分 子 内 部 与 外 部 的 因素 等 | 


影响 不 同 , 每 种 基 团 的 特征 峰 都 是 在 
ERRE REO WEA A, 

WWE absorption spectrum Jp 
称 吸收 曲线 【absorption cume), $ 
不 同 波 长 的 单 色光 依次 通过 被 分 析 
物质 , 逐 点 测定 或 扫描 各 对 应 波长 
处 的 吸光 度 ， 绘制 所 得 吸光 度 - 波 
K CSUR K WA fh) 曲线 ， 
称 为 该 被 分 析 物 质 的 吸收 光谱 。 吸 
收 光谱 是 特质 分 子 对 不 周波 长 光 的 
选择 性 吸收 的 结果 ， 是 对 物质 进行 
MRT. HRD HB, BK 
光谱 是 带 状 光 谱 ，， 

Rae HIF absorption correction 
利用 各 种 实验 和 埋 论 的 方法 ， 消 除 或 
减 小 由 于 品 体 样品 在 不 同方 向 上 对 入 
AS AOR RS X 射线 吸收 程度 不 同 对 衍 
PAREREA. IERIE O RH iA 
而 言 ， 当 人 射 和 衍射 方向 不 同时 ，X 
射线 在 样品 蝇 体 中 通过 的 通道 长 度 不 
同 、 从 而 会 引起 不 同 程度 的 吸收 ， 使 
最 终 检 测 到 的 和 射线 强度 不 能 真实 
地 反 缺 样品 的 晶体 结构 ， 

CBr ot BE aE absorption inten- 
aity expression 分 为 峰值 强度 和 积分 
强度 两 种 表示 法 。 峰 值 强度 即 最 大 吸 


WR BE, AE RW eR oe, ER. 
RADIR BER Re a BT ER RR. 
ES LHS HARE Ae 
宽度 测 得 的 吸收 计 带 的 表 观 积分 强 
度 种 种 仪器 的 积分 强度 值 可 拟 进 行 
TEAS Te oe BE AK ed A AE, 
Ta fs FA Bl cae Et A SSE EE A EET 
比较 。 

Wit tÈ absorption curve BIER 
BORE. AAE eR 
MATER EMR ICR (BE EL) 
与 波长 《或 波 数 ) 的 关系 曲线 {图 
谱 }。 它 反映 了 吸收 物质 的 特性 ， 据 
此 可 以 对 吸收 物质 进行 定性 和 定 


BO. 


Rik RH absorption coefficient; 
absorptivity 早期 的 文献 中 亦 称 消光 
系数 。 辐 射 王 直通 过 吸收 介质 时 ， 单 
位 章 度 吸收 物质 吸收 看 射 引起 辅 射 强 
度 相对 减弱 的 程度 。 当 一 强度 为 1 的 
单 色 辐射 垂直 通过 暖 收 介质 时 ， 被 吸 
收 减 弱 的 程度 电 与 人 射 辐射 强度 了 
AR RTE d REHE, -d= 


或 彤 = - 局。 式 中 ,为 吸收 系 
数 ， 表 示 单位 吸收 层 厚 度 引起 的 入射 
贺 射 强度 相对 减弱 - 字 的 程度 ， 依 


RT RG A RK a mk E 
(H), WEEEK. 由 可 用 长 度 、 单 
位 面积 的 质量 、 单 位 面积 的 摩尔 数 或 
单位 面积 前 原子 数 表示 ， 这 时 上 相应 
称 为 线 吸 收 系数 、 质 量 吸收 系数 、 摩 
尔 上 吸收 系数 和 原子 吸收 系数 。 
gree absorption line ”原子 强 收 


吸 析 硕 稀 席 xi 715 


光源 辐射 产生 的 谱 线 。 在 原子 吸收 光 | 


Hoe RS PR a eae a 
SRILA -激发 态 产生 的 谱 线 ， 称 
为 共振 吸收 线 . 通常 用 它 作 为 
SH. 

吸收 信号 absorption signal 
ERER. 

AR E absorption factor X BY 
RAAR RARP SRA E 
FORTE AE. RESP BRIE OR ih 
而 言 ， 
E. 它 在 衍射 侈 上 的 指向 以 及 衍射 的 
方向 有 关 ， 可 以 通过 实验 或 理论 方法 
确定 各 个 街 射 的 吸收 因子 。 

桥 出 电位 ”deposition potential H 
解 时 电解 质 开 始 在 电极 上 析出 
的 电位 。 


valence analysis of 


selenium E DOE a FH fe EAE 
| 二 株 菌 ,经 培养 后 ， 观 察 细菌 生长 
情况 。 以 能 搞 制 强 菌 生长 的 最 低 药物 


态 的 方法 。 硒 是 人 体 必 需 微 量 元 素 ， 
但 计量 时 毒性 极 大 ， 并 有 明显 蓄积 作 
Alo MA ora -2, 0，+4 和 
+6, METE H OK Pe IPR EE 
0.02mg ' 工 ”， 生 活 饮 用 水 中 最 高 允 
许 浓 度 为 0.01mg : L’, ARAN ) 
与 相 硝 天 分 某 二 胺 作用 的 生成 物 可 
用 甲 芋 芋 取 后 气相 色谱 法 测定 。 而 硒 
(WD) 不 能 与 此 试剂 反应 , 据 此 差异 ， 
ay EAS Bd ce GV) PC VI), 

EB dilte nuclei REE EE 
HR. Re LNRM RAY C, 
*N,70,°S,"Fe 等 。 在 蛋白 和 项 等 生 
物 分 子 结 构 的 核磁 共振 研究 中 常用 
UNF (eR RARE, BEER AY 
稀 核 的 相对 可 接受 度 比 较 小 ， 较 难 研 


吸收 因子 的 大 小 与 晶体 的 外 


Fi BULB Ae TRS 
稀释 dilution 在 较 大 浓度 的 海 液 


中， 再 加 入 洲 剂 使 深 浪 的 浓度 变 小 ， 


称 为 稀释 。 所 加 的 溶剂 称 为 稀释 剂 。 


。 如 培养 基 内 抗生素 的 含量 按 岂 向 级 数 
见 色 ， 


PRR RRNA. AR, 
观察 能 引起 抑 菌 作 用 最 低 抗 生 素 深 
EERE A AR BK BE (MIC), 
BOT Pe BAS EG RE HEEN 


| 获得 的 结果 比较 准确 ， 常 小 用 作 其 他 


方法 的 标准 。 稀 释 法 尚 分 为 试管 稀释 
法 、 琼 脂 稀释 法 、 微 量 稀释 法 及 自动 
化 稀释 法 等 。 

稀释 平板 法 dilution plate method 


细菌 对 抗菌 药物 敏感 性 试验 的 体外 测 


定 方 法 。 首 先 将 被 检 菌 接种 于 一 组 含 


| 不 同 浓度 药物 (浓度 0. 25 ~ 128jg， 


mi!) 的 琼脂 平板 上 及 一 个 光 药 对 
照 琼脂 平板 上 ， 每 一 平板 最 多 可 接种 


fk RE Ae BAR AB ds Be 
(MIC), 

MM Schiff base 由 伯 上 胺 
(R'NH,) 与 醛 (RICHO) $ M 
(R*COR*》 反 应 第 合 得 到 的 具有 
RIN 一 CHR 或 R'N —CR'R’ 结构 的 


| 化 合 物 总 称 为 席 夫 碱 。 低 级 脂肪 醛 的 


RARER E, BRERA. W 
RRB, ERAS 
SR. -FARERNE S 
种 衍生 物 【〔 芳 族 席 夫 碱 ) BG AP 
或 CEa“ 反 应 生成 1: 1 的 鞠 光 性 配合 
物 , 用 于 这 商 种 离子 的 高 灵敏 
度 测 定 。 


716 xi 洗 系 


BEA wash“wtite” 在 记录 图 谱 
ft, 等 当 绘图 笔 走 刘 它 的 前 面 轨迹 已 
画 出 的 峰 时 自动 提 起 不 画 的 作 儿 法。 
用 此 法 绘制 一 维 谱 堆积 图 ,图形 清晰 
好 看 。 

HR wash bottle 分析 实验 中 用 
FTE RRB, U RTE RR 
BE. EEH AB OT ee A RY RL 
器 , 形状 如 下 网 所 示 。 


RCI PEN BREA He 


SBA eluent 色谱 分 离 过 程 中 ， 
用 于 将 置 于 分 离 柱 一 端的 样品 组 分 蕴 
素 即 一 并 的 流动 气体 或 液体 。 由 于 样 
品 中 各 组 分 在 分 离 柱 的 固定 相 上 吸附 
BREE DEAR IA PTR ERE BOR IA), FA 
在 洗 脱 剂 流 过 分 离 柱 时 ， 各 组 分 在 分 
离 柱 上 的 移动 速度 不 同 ， 从 而 被 依次 
带 出 分 离 柱 ， 达 到 分 离 的 目的 。 一 般 
要 求 选用 的 洗 脱 剂 在 分 离 柱 圈定 相 上 
的 吸附 和 分 配 艇 力 比 样品 组 分 小 ， 且 
不 能 对 流出 组 分 的 检测 产生 干扰 ; 在 
制备 或 纯化 分 离 时 ， 应 易于 和 流出 组 
分 分 离 。 

ARAE eluting power BRE 
脱 能 方 。 在 色谱 分 析 中 ， 指 流动 相 许 
脱 溶质 组 分 的 能 力 。 

REME intersystem crossing ”处 
FRR AS HURT RF AEE Ee 


ARSBEARE PILAR. KBR 
有 机 化 合 牺 其 基态 均 处 于 单线 态 ， 在 
光 激 发 下 牙 迁 至 第 一 激发 单线 态 。 从 
第 一 激发 单线 态 向 激发 二 线 态 发 生 系 


| SER, TERETERE, Ma 


发 三 线 态 回 到 基态 的 系 间 审 眠 也 会 发 
生 。 系 间 审 吗 的 速度 由 自 旋 - 较 道 相 
互 作用 等 磁 相 互 作用 的 大 小 决定 。 

KMM pedigree probability 生 
HREP, BEST RE PEAR AER 
病 在 后 代 出 现 的 可 能 性 ， 推 算 某 一 子 
代 是 纯 合子 或 杂 合 子 的 概率 。 

系统 抽样 ”systematic sampling X 
称 等 距 抽 样 和 和 机械 抽样 ， 将 总 体 中 的 
PE aR Be BR SE Fb AF eat E 
序 、 地 区 顺序 或 其 他 的 人 为 顺序 排 
询 ， 热 后 依照 固定 顺序 或 癌 隔 来 抽 
样 。 比 如 ， 每 间隔 一 定 的 时 间 抽取 一 
个 或 一 批 样品 。 这 种 抽样 方法 的 优点 
是 ， 保 证 样本 单位 在 总 体 中 均匀 地 分 
布 ， 抽 样 方法 简便 ， 易于 实施 。 

系统 分 析 systematic analysis 一 
类 适 于 组 分 基本 未 知 的 无 机 定性 分 析 
方法 。 它 先 用 几 种 试剂 将 试 样 洲 液 中 
性 质 相近 的 离子 分 成 若 于 组 ， 然 后 再 
在 每 一 组 中 ,用 适当 的 反应 鉴定 是 否 
存在 某 种 离子 。 系 统 分 析 常 分 为 三 个 
阶段 (1) HRE, PULSER BE 
色 、 气 号 等 外 ， 预 试验 包括 有 加 热 试 
iG, SRK, iD, A. Peo 
酸 作 用 试验 ,溶解 性 试验 等 ; (2) 
阴离子 分 组 和 鉴定 。 从 预 试验 ， 特 别 


: 是 称 、 浓 硫酸 作用 试验 可 大 体 了 解 可 


能 存在 哪些 阴离子 和 不 可 能 存在 哪些 
HAT: (3) 阳离子 分 组 和 鉴定 。 
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A FAS At CONT HE. A 
BR. PRS) 将 具有 共性 的 
离子 分 别 归 十 数 个 大 组 ， 每 个 大 组 又 
分 出 几 个 仅 含 数 个 离子 的 小 组 ， 然后 
再 用 灵敏 的 试剂 检 出 备 小 组 中 存在 的 
各 种 阳离子 。 常 用 的 沉淀 分 组 的 组 试 
MAEM, TERMI, HE. 
MRE. ME, MEA, MEE, 


和 揽 气 化 钠 【 钾 )， 过 氧化 销 以 及 水 解 


后 能 产生 硫化 气 的 化 谷物 {如 硫 尺 
CRE) 等 等 。 但 著名 的 无 机 了 高 
FREDRIK ARES TRI 
性 差异 建立 的 硫化 氧 系统 分 析 法 。 

RRM systemic error HAP 
或 某 些 因素 按照 菜 一 确定 的 规律 起 作 
用 而 形成 的 误差 ， 使 测定 结果 产生 仿 
倚 ， 影响 测定 结果 的 准确 度 。 按 其 出 
现 的 规律 ， 可 以 分 为 : (1) AER 
统 误 差 ， 对 一 组 测量 值 的 影响 是 相同 
的 ， 使 全 部 测量 信 都 增加 或 减少 某 一 
园 定 量 值 ， 不 增加 测量 值 的 波动 性 ， 
因此 ， 不 影响 测定 结果 的 精密 度 ; 
(2) 比例 系统 误差 ,使 一 组 测量 值 
中 每 一 个 测量 值 都 按 同 样 的 比例 增加 
或 减少 ， 但 相对 误差 保持 不 变 ; (3) 
服从 其 他 规律 的 系统 误差 ， 如 周期 性 
系统 误差 。 重 复 测定 不 能 发 现 和 减少 
系统 误差 ， 只 有 改变 试验 条 件 才 能 发 
HE, 系统 误差 是 可 以 设法 校正 和 
避免 的 。 

系统 消光 syslematic abeences 在 
BEH X 射线 枉 射 图 上 ， 许 多 衍射 
点 系统 地 、 有 有 规律 地 缺失 的 现象 。 根 
据 系 统 消光 规律 ,可 以 了 解 晶 体 所 属 
的 空间 点 阵型 式 ， 以 及 在 各 个 方向 上 


是 否 存在 滑 移 面 或 螺旋 轴 ， 确 定 申 体 
所 属 的 入射 群 。 有 时 通过 消光 规律 可 
以 惟一 地 确定 晶体 所 属 的 空间 群 ， 有 
时 划 只 能 把 可 能 的 空间 群 缩小 到 几 
个 ， 振 通过 其 他 手段 ， 如 分 析 生 射 强 
度 的 统计 规律 ， 测 定 某 些 物理 特性 ， 


| 试 解 晶体 结构 等 ， 才 能 最 后 确定 晶体 


所 属 的 空间 群 。 

SREB cyiosensor 将 细胞 后 
物 生 理 过 程 的 行为 【如 新 陈 代 谢 ， 
配 体 与 受 体 的 作用 等 ) 所 反映 出 前 
电化 学 信息 的 变 比 转换 成 电信 号 从 而 
实现 对 细胞 代谢 活性 ， 配 体 与 受 体 的 
作用 ， 药 物 对 细胞 的 作用 等 进行 分 折 
HERE. 

细胞 电化 学 
见 生 物 电 化 学 条 。 

HER celular immunity JX 
的 细胞 免疫 或 组 移 介 导 免 疫 车 包括 原 
WHAEA, KE T SS SAY 
FRERE. KAUTE., MT Ae 
PPR EAS. TF RE 
答 的 特征 是 出 现 以 单 核 风 胞 侵 润 为 主 
的 炎症 反应 或 /和 特异 性 的 细胞 毒 作 
用 ， 前 者 是 抗原 刺激 致 考 了 细胞 后 间 
接 引 起 的 ; 后 者 是 全 抗原 刺激 后 致 直 
T 细胞 直接 参与 的 。 引 起 细胞 免疫 的 
抗原 多 为 TD 抗原 。 和 参与 反应 的 T 维 
胞 主要 是 Ti A T/T, 两 个 亚 群 。 近 
年 来 发 现 机 体内 其 他 纲 胞 ， 包 括 外 周 
血液 府 其 他 淋巴 级 胞 如 自然 杀 街 绝 胞 
AK 细胞 ， 也 可 介 导 细胞 免疫 。 曙 
胸 免 疫 的 主要 作用 是 抗 感染 、 免 疫 监 
E. BAH. BARB 
庶 和 自身 免疫 病 的 形成 、 辅 助 工 细 胞 


cell electrochemistry 
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和 抑制 T 细 跑 参 与 体液 免疫 的 调节 。 
细胞 膜 受 体 membrane receptors 
具有 信息 传递 功能 的 细胞 模 才 面 受 


体 ， 通 过 基 四 克隆 技术 已 得 到 许多 这 


JESSE, HE A RTE 
AVE, ACB EL ay 3 HE: 
具 7 个 跨 膜 党 体 、 具 单一 跨 腊 受 体 与 
BEERE, HA TARRA 
iE, IARE S Oe Bl BEE A PS, 


每 个 受 体 在 细胞 膜 内 都 有 一 段 识别 G : 


SAAS, RGR ee 
RISER, ARR SD AB AR ECE Be He Be Sp 


商 ， 受 体 只 穿 过 细胞 膜 -- 次 ， 这 种 结 


构 使 其 易于 移动 和 进行 内 春 (inter 
nalizationy ， 所 传导 的 信息 大 多 会 产 


生长 期 的 细胞 核 内 的 友 应 ， 几 个 大 家 | 


族 成 员 之 间 除 了 具有 单一 跨 距 域 这 一 
共 间 特征 之 外 ， 几 乎 没有 相同 的 蛋白 
质 一 缓 结构。 通道 环 图 多 聚 栖 是 单 体 
在 细胞 膜 上 组 装 成 的 一 个 可 殿 离 子 通 
过 的 孔道 ， 离 子 和 离子 浓度 本 身 作 为 
信息 传人 细胞 内 ， 其 传递 过 翟 爱 离子 
通道 的 开 和 关 的 调控 ， 因 而 具有 快递 
的 特点 。 对 这 类 受 体 中 了 解 最 多 的 是 
骨 赣 肌 上 的 雹 酸 乙 酸 钥 碱 受 体 ， 它 的 
所 有 亚 基 都 穿越 细胞 膜 ， 形成 环形 五 
聚 体 ， 其 中 心 是 一 个 离子 通道 。 

SUR celi fusion: cytomixis 
是 借助 物理 或 化 学 手段 ， 将 两 个 或 更 
多 不 同 的 细胞 融合 成 -个 细胞 的 过 
B. KARE- TRAA RAEL 
PARR, BRO ER, ae 
SPARSE A 7s [8] an Re aR, Æ 
随后 的 有 经 分 裂 中 ， 有 可 能 合并 到 一 


| 胞 ， 国 此 丸 称 为 位 细胞 茶 交 。 如 果 两 
; 个 细胞 中 有 一 个 为 瘤 细 胞 ， 则 融合 的 


细 移 为 杂交 效 细 胞 ， 此 技术 为 杂交 痛 
技术 。 如 果 这 个 细胞 系 由 一 个 融合 细 
胞 生生 而 来 ， 则 称 为 单 克 的。 

SARE ME C 电 亿 学 cytochrome C 
electrochemistry ”利用 各 种 材料 技术 ， 
表面 修饰 技术 ， 分 子 自 组 装 技术 等 研 


| FANE AC 氧化 还 来 行为 。 试 图 


ot aa RC RASTA 
揭示 电子 传递 蛋白 体 在 生物 体 率 内 
是 如 和 何 作用 的 ， 包 括 电 子 传递 蛋白 
在 生物 体系 内 和 界面 上 的 行为 岂 及 与 
生物 界 画 结构 ， 小 分 子 参 与 作用 的 
关系 等 。 

细胞 并 ”cel] line 原 代 培养 物 经 
首次 传代 成 功 后 即 成 细胞 系 。 由 原先 
FET RAE a NA 
RB MACUSER, PIRA eee 
ER. ROAR REESE PER ERR A 
限 ， 可 称 为 有 限 细胞 系 。 

细胞 株 cell strain 通过 选择 法 或 
克隆 形成 法 以 原 代 培养 物 或 细胞 系 获 
得 的 具有 特殊 性 质 或 标志 的 培养 物 。 
它 的 特殊 性 质 或 标志 必须 在 整个 培养 
BAPE DG Se FFE 

SAMA bacterial luminescence 
RRB AAAS. SRB 
NAD (P) H: FMN METIR. X 
JER BE ARATE, Hae 
FMNH, 和 长 链 脂 肪 醋 的 氢化， 产生 
FMN 和 长 链 脂 肪 酿 并 发 光 。NAD 
(P) H: FMN 氧化 还 原 酶 使 FMN 还 
R FMNH; 这 种 发 光 现 象 称 为 细 


个 结合 核 内 ， 则 成 为 合 核 体 的 杂种 细 | 菌 发 光 。 利 用 细菌 发 光 反应 可 测定 酶 
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和 底 物 的 会 量 . 

RA shit 光谱 仪 的 主要 部 件 之 
一 ， 基 一 个 来 记 光源 的 光 进 人 摄 谱 仪 
MOORS RIS TILE. CTE 
HGS SF 8 — Fe RD REY 
像 。 光谱仪 | RENT a: O) 宽 
BEA RE Ao IS Tae Bee, (2) 单 边 可 
ORTARA; (3) 双边 可 调节 
的 对 称 狭 缝 . 谱 线 的 强度 、 寅 度 及 实 
际 分 辨 率直 接受 到 狭 链 宽 度 的 影响 。 
因此 ， 禾 锋 必 须 具 有 很 高 的 精度 ， 并 
且 可 以 方 使 邮 进 行 调节 。 一 般 光 洋 位 
SAE AB, CPA AR 
iia) Fr E. Sr EE R 45° 8) 
力 刃 ， 使 较 斜 的 光线 也 可 通过 。 竺 边 
朝向 光谱 仪 内 部 ， 以 防 光 线 被 其 反射 
BAM, KARE AFR, 
其 读数 精度 可 达 lpm. 20 FR. 


—— 


REEF slit programme JEM AY 
玉器 上 能 自动 平衡 光 能 量 的 程序 部 
件 。 红 外 光源 辐射 的 能 量 随 波 长 的 变 
IEIRA., 4 1500K 黑体 辐射 的 能 量 
分 布 在 2um 处 最 强 ， 随 着 波长 的 增 


大 能 量 逐 渐 降 低 ， 能 量 可 以 相差 |! 


1000 售 。 为 保持 自动 扫描 至 不 同 波 
数 时 照射 在 检测 光路 上 的 能 量 基 本 一 
致 ， 必 须 使 人 射 ， 出 射 狂笑 随 着 光源 
的 强 弱 而 变化 ， 狂 多 的 自动 变化 可 以 


用 一 凸轮 推动 杠杆 臂 收 变 狂 多米 实 | 


现 , EILER. PK 
FERRI. CAE a ERR 


: 电机 米 带 动 。 


RAEE slit width RAMA 
光度 计 中 单 色 器 的 主要 部 件 之 一 。 单 


” 色 器 的 狂放 通常 由 两 个 具有 锁 刀 口 的 
: 金属 片 精密 制作 而 成 ,两 个 刀口 的 平 


行 性 很 好 ， 并 处 于 同一 平 商 。 通 过 调 
节 狭 甸 宽 度 可 改变 谱 带 的 有 效 带宽 。 
狂 兽 宽度 一 般 有 两 种 表示 方法 : 一 种 
是 以 狭 多 两 个 刀口 间 的 实际 寅 雇 
(mm) 表示; 另 一 种 是 以 谱 带 的 有 
SRR (nm) 表示 , 光谱 锋 链 宽度 
理论 皇 是 光谱 带宽 的 两 异 。 实 际 分 析 
1, SRP Re A, 谱 带 的 单 色 
性 变 差 ， 不 利于 定性 分 析 ， 亦 会 影响 
定量 分 析 工 作曲 线 的 线性 范围 ; 狭 负 
过 小 ， 光 通 重 减 小 ,将 降低 信 噪 比 。 

下 行 展 开 法 descending develop- 
ment method 在 纸 色谱 法 或 薄 层 色谱 
法 中 ， 当 点 样 后 在 展开 槽 中 进行 晨 开 
时 ， 若 展开 剂 载 带 样品 兽 点 移动 的 方 
式 是 自 上 而 下 ， 即 色谱 斑点 呈 自 上 而 
下 地 分 布 时 ， 称 此 种 展开 方式 为 上 行 
展开 法 。 

MRP -MIR HM Shapiro-Wilk 
test ”一 种 检验 测量 大 分布 正 态 性 的 
方法 。 检 验 所 使 用 的 统计 量 


EA -x;) ) 
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式 中 ,上 是 将 测量 值 由 小 到 大 顺序 排 
列 时 的 序 次 ; n 是 测量 值 的 数目 ; 


kot (Mn HARR) 或 = 


(Hn AHN); ¢ tb 有关 的 
AM, TARR PRR REP 


w= 


720 xion AnA 


查 到 。 w 值 在 (0, 1) 之 间 ， 如 果 测 
HAE APSR, WR Ad 
对 称 , u 值 接近 于 T; 若 测量 值 不 是 
KAFERE, MEENET, 
We NF. 测量 值 分 布 不 对 称 性 
BA, v 值 偏离 于 1 Rit, SAMS 
值 计算 的 w 昔 不 小 于 约定 显著 性 水 
E o 的 临界 值 we 时， 可 试 为 测量 值 
IEA Ti, A, FH at 
MATE RS SYA 


先驱 离子 precursor ion ARER 
AT (parent ion), FERRY +e BAB 
子 的 原 离 子 。 

IRAE plasmin determina- 


tion; PL SHEA SRROAA RR 
不 溶性 复合 物 ， 在 纤 洲 醇 作 用 下 ， 分 
ee HEE Ba REARS. ERTE 
条 件 下 是 蓝 色 反应 ， 其 蓝 色 深浅 与 纤 
洲 租 活性 呈正 比 ， 正 常 参考 值 为 21 ~ 
SOu, LR PL 水平 的 高 低 反映 纤 洲 活 
力 的 强 弱 。 

HMR plasminogen deter- 
mination 用 发 色 底 物 52251 或 Chro- 
morym 等 测定 纤 溶 酶 原 汉 性 (PLG, 
a) ， 用 免疫 法 测定 PLG 抗原 (PLG: 
Ag) 含量 ERX SSH WH 
80% ~ 120% 和 (288 + 56) mg- 
L'a LIEK E RI F Be EAE Be BRET 
EA 7) A R. 

MA RIE RI deter- 
mination of plasminogen activated inhib- 
itor; PAL HRERS., BRA 
法 测定 PAI 的 活性 {PAI: A), FRR 
射 免 疫 法 测定 PAL 抗原 含量 (PAI 
Ag). WI PAL 水 平 的 升 高 或 降低 ， 


反映 纤 深 活力 的 减 呢 或 增强 。 
HI Xenon lamp 利用 所 的 放电 
PRS EAST. -AE A MEAT, 


简称 为 氨 灯 。 在 石英 管 中 封 人 会 气 ， 
| 在 点 灯 过 程 中 压力 达 OPa DE, M 
| 光 直 径 集中 在 Imm 以 下， 是 一 种 高 


EERDER. 发 出 的 光 与 太 阳光 很 相 
似 ， 为 连续 关 谱 ， 紫 外 线 很 强 。 用 作 
特 吻 分 光 光 度 计 的 光源 ， 还 用 作 大 工 
太阳 灯 、 电 影 放 贾 籽 等 。 另 一 种 为 氨 
闵 光 灯 。 在 封 有 和 拨 气 放电 管 的 两 极 接 
上 高 压 充 电 的 大 窜 量 电容 器 ， 用 触发 
器 放电 ， 可 以 获得 持续 时 间 为 数 微 秒 
至 数 十 微 秘 的 发 燥 光 的 闪光 灯 。 所 发 
出 的 光 在 紫外 -可 见 全 波段 为 连续 光 
iH. ATRE., DYHR. WEE 
发 的 光源 。 

BEAR | amide I MERE I AE 
ae ie A GEE 

CONH— C=O 的 伸缩 振动 和 
N—H 的 面 内 变形 振动 ， 其 中 C 一 0 
的 伸缩 振动 的 贡献 是 主要 的 ， 其 频率 
范围 在 1690 ~ 1600cm 7" 2 [a], BEBE 
I 带 在 蛋白 质 结构 的 研究 是 最 有 价值 
A EEM RAH PA BE 
构 和 9-4 oe 4 ek ~ RB 
有 表达 。 

El amide D ” 浅 腑 正 带 的 组 
成 是 两 个 氨基 酸 相 互 连 接 部 分 
一 CONH 一 中 C—N 的 伸缩 振动 和 
N 一 H 的 弯曲 振动 ， 其 中 N-~H oF ik 
振动 的 贡献 是 主要 的 ， 其 频率 范围 在 
1375 ~ 1480cm -' 之 间 。 

PARE Mo amide E MEERE 
Bee at 2 OG 7S Se A EB 
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一 CONH 一 中 《一 N 的 伸缩 振动 和 | 


N—H 的 秋 曲 振动 。 其 频率 范围 在 
1301 ~ 1229¢m 之 间 . 

显 色 器 colordeveloping sprayer 
在 色谱 纸 或 菏 层 色谱 中 ， 展 开 后 的 色 
谱 纸 或 薄 层 板 上 被 分 离 的 组 分 【无 
色 物质 ) PEAR BE A 
斑点 显现 出 米 ， 用 于 喷 消 显 色 剂 的 工 
具 称 为 显 包 器 ， 常 用 的 有 两 种 ; 一 种 


是 喷雾 器 ， 另 一 种 是 温 板 器 ， 这 两 种 | 
| 线 法 就 是 谱 线 显现 增强 法 。 元 素 含 量 


显 色 器 均 可 进行 手工 和 自动 操作 。 

显 铀 分 光 光 度 计 micro-spectro- 
photometer … 种 把 分 光 光 麻 计 各 多 
APRS MS ae, ATE 
SREP EE ee m SS P E 
学 物质 进行 起 微量 分 析 。 

显 搞 结构 分 析 mico structure 
analysis 研究 表面 的 原子 排列 ， 包 
插 确 定 平 滑 单 部 表 面 或 其 吸附 层 周 期 
排列 原子 单元 网 格 的 形状 和 大 小 ， 吸 
附 原 子 相 对 基底 原子 的 位 置 以 及 单 品 
表面 第 -…-、 汪 、 三 层 原子 的 三 维 排 
Fl, hei AR Ae a A A 
体 或 无 定形 材料 表面 .一 个 个 原子 的 排 
列 并 区 别 原子 的 归属 。 

PAA microscopic analysis 
又 称 显 徽 结 晶 分 析 。 指 在 显微镜 下 进 
行 溶液 中 的 离子 反应 ， 根 据 形成 结晶 
的 形状 进行 分 析 判 渐 的 方法 。 

BMRSEB microscopic Raman 
spectroscopy ”利用 显 微 分 析 装 置 ， 将 
BERR BR A Re CORRE 
面积 最 小 可 达 lm’), Mais 
光谱 ， 所 得 光谱 即 为 显 微 拉 曙 光谱 。 
SRS HHRMA FRADE 


Hate. AL A AOR SA, BS 
和 生物 活体 的 分 析 中 。 

BRERA mico topography 
analysis A) Se A TAHATE 
MARIRI in PEAT, E 


| 最 常用 的 旺 微 分 析 内 容 。 常 用 的 分 析 


FRSA. Bathe. Fe 
道 显微镜 、 原 子 力 显 微 镜 以 及 离子 显 
RS 

Ti lime-enhanced method 显 
低 时 ， 人 妈 出 现 少数 灵敏 线 ， 随 着 元 过 
含量 塔 加 ， 一 些 次 灵敏 线 与 较 弱 的 谱 
线 相 继 出 现 ， 于 是 可 以 编 成 一 张 谱 线 
出 现 与 含量 的 关系 表 ， 以 后 就 根据 某 
一 谱 线 是 否 出 现 来 估计 试 样 中 该 元 素 
的 大 至 含量 。 旺 线 法 的 优点 是 简便 快 
速 ， 其 准确 程度 爱 试 样 组 成 与 分 析 条 
件 的 影响 较 大 。 

ERR developer solution HHF 
MIEN ICR RE, t 
括 显 影 剂 、 MRA, 保护 剂 和 
抑制 剂 。 

MIE ES significant difference 
被 校 验 参 数 之 间 的 差异 超过 在 一 定 显 
著 性 水 平 a 时 所 驳 许 的 合理 误差 范 
围 。 被 检验 参数 之 间 是 否 存 在 显著 性 
差异 可 从 统计 上 进行 检验 ， 此 称 显 著 
性 检验 。 

BBEMB test of significance 
眠 统计 上 对 被 检验 参数 之 间 是 否 存 在 
显著 性 差异 所 进行 的 检验 。 它 是 检验 
事先 所 做 出 的 关于 总 体 参 数 的 原 假 设 
Hy 同 随 机 样本 值 之 间 是 否 存 在 显著 
性 矛盾 ， 如 果 由 样本 值 计 算 的 统计 量 
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值 小 于 … 定 显著 性 水 六 a FERI | 


(AMT RA, AH, 与 样本 
GLARE RSH, WZ 
Ht。 反之 ,如果 由 样本 值 计算 的 统 
HH EREKE o 下 的 
临界 值 而 落 人 拒绝 域内 ， 则 称 被 检验 
HEA AEST EA EE He, 


RAH, MELA .个 备 择 | 
假设 H, u 
ETEK level of significance 


统计 检验 时 限制 犯 第 类 错误 的 慨 
率 。 表 示 统 计 假 设 同 样本 值 存在 显 
著 性 矛盾 的 程度 ,测定 值 是 随机 变 
E, 其 值 随 所 取样 本 而 变化 ， 因 
此 ,根据 样本 值 米 进行 统计 检验 时 
有 可 能 犯错 误 , 在 某 些 情 况 下 ， 即 
使 原 假设 则 客观 事实 并 没有 显著 的 
FA., PATH BD Sti BA 
有 一 定 的 概率 落 人 拒绝 域内 ， 从 而 


拒绝 原 假 设 。 这 类 错误 在 统计 上 称 | 


为 第 一 类 错误 ， 犯 这 类 错误 的 概率 
Ao, a 越 小 ， 由 样本 值 计算 的 统 
计量 值 落 和 人 拒绝 区 的 概率 就 越 小 ， 
在 这 种 情况 下， 如 果 由 样本 信 计 算 
MRT BARB AERA, HB 
明 原 假设 同样 本 值 的 矛盾 越 显 著 ， 
故 将 = 称 为 显著 性 水 平 。 

现场 方法 field methods HA 
HERZ. MEMM, EEEE 


使 用 的 测量 方法 。 它 通常 是 准确 度 和 | 


精密 度 能 满足 现场 分 析 的 需要 ， 而 操 
作 又 比较 简 使 、 快 速 。 


现场 分 析 at-line analysis 是 过 程 


分 析 的 一 种 形式 。 现 场 分 析 较 离线 分 | 


析 前 进 了 一 步 ， 是 将 分 析 仪 器 和 设备 


搬 到 生产 现场 ， 就 近 进 行 分 析 化 验 的 
Rik. AE, AH “EAA” 
hit. EA TRR AG EHE 
验 报告 的 时 间 ， 人 在 多 数 情况 下 仍 嫌 
滞后 。 

现场 分 析 与 监 必 field analysis and 
在 直接 从 种 试验 ， 并 取 
得 试 样 的 场所 进行 的 分 析 和 监测 ， 是 
更 迅速 、 更 简便 取得 污染 原始 数据 的 
重要 于 段 。 (SALA, eee 
项 日 呆 以 或 必须 在 现场 进行 ， 如 温 
BE. AS. pH É, WRAL kP 
CO, 和 汽车 尾气 等 。 现 场 分 析 的 好 处 
是 可 以 避 先 样品 在 采集 、 运 输 和 贮存 
时 发 生 恋 化 而 使 测定 结果 不 准确 。 常 
用 的 办 法 主要 有 三 类 : KWE, WmE 


monitoring 


| 用 城市 大 气 常规 污染 监测 及 野战 毒物 


检查 用 的 专用 流动 设施 ; 监测 船 ， 适 
于 江 、 河 、 潮 、 海 的 水 硕 普查 ;监测 
箱 或 检 毒 包 ， 用 于 异常 致 毒 的 调查 和 
处 理 ， 系 一 类 恒 携 式 小 型 简易 试剂 和 
仪器 的 组 合 。 

现场 室 自 控制 。 contro] of blank val- 
ue in sity 在 现场 试验 中 为 控制 空白 
值 所 必须 实施 的 有 计划 有 系统 的 活 
动 。 参 见 空 个 值 控 制 条 。 

HETE linewidth altemation 
也 叫做 交替 线 宽 。 是 在 观测 存在 化 
学 交换 的 自 旋 体系 的 ESR 谱 时 经 
常 出 现 的 现象 。 在 化 学 交换 过 程 
中 ,车 体系 内 存在 几 个 (或 几 组 ) 
磁性 核 ， 唱 然 时 闻 平 均 效 果 是 等 性 
的 ,但 瞬 态 情况 并 不 等 性 ， 划 称 这 
JL {或 几 组 磁性 核 不 是 完全 
等 性 的 。 当 测定 该 体系 的 ESR 时 ， 
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若 化 学 交换 速率 很 慢 ， 则 观测 到 的 
相当 于 完全 不 等 性 的 用 个 {或 几 


组 ) 磁性 核 的 ESR 谱 ; 若 化 学 交 | 


换 速 率 很 快 ， 则 观测 到 的 相当 上 于 完 


全 等 性 的 儿 个 【或 几 组 】 RHH | 
的 ESR 谱 。 若 化 学 交换 速率 处 于 | 


两 者 之 辣 ， 则 观测 到 的 ESR 谱 中 
ih LAE AR. M -部 分 谱 
线 属 于 正常 谱 线 ， 而 妇 . - 部 分 谱 线 


则 明显 变 宽 ， 此 时 ESR 谱 线 之 间 : 
的 强度 比 已 经 不 是 正常 的 整数 比 关 ` 
系 。 哪 些 谱 线 会 变 宽 则 由 不 完全 等 | 


性 的 几 个 【或 用 组 ) 磁性 核 的 自 
族 量 子 数 及 它们 的 超 精 细 焕 合 常 数 
的 相对 符 导 所 决定 。 

SASH in-line analysis BLE 
分 析 的 较 高 级 形式 ,即将 传感器 放 进 
生产 流水 线 的 液 流 中 ,直接 对 液 流 进 
行 检 测 的 在 线 分 析 形 式 。 检 测 与 生产 


同步 进行 ,信息 多 能 同步 显示 。 目 前 i 


多 限于 物理 参数 的 测量 ， 如 pH、 溶 
和 解 气 和 温 庶 等 。 
£248 325 linear polarized light 

光 发 生 偏 振 后 ， 如 果 其 电 矢 量 的 振 
动 只 局 限于 某 一 确定 的 方位 ， 则 称 
为 线 偏 所 光 [PA Ca), (b) 所 
示 ]。 电 矢量 振动 方向 与 光 传 播 方 
向 给 成 的 平面 称 为 线 偏 振 光 的 振动 
面 。 在 发 光 光 源 中 ， 因 为 无 法 控制 
发 光 分 子 或 原子 侦 极 子 产 生 的 光电 
矢量 取向 ,所 以 只 能 获得 光 矢 量 在 
各 方向 振动 几率 统计 相同 的 自然 
光 ; 但 可 以 通过 光 的 反射 、 折 射 或 
在 各 向 异性 晶体 中 传播 而 从 自然 光 
中 产生 线 偏振 光 。 


i agna 


Ca) ASDGIEM < HRE 
E,#0,£, =E, =0 


arn 


(b) AREEN * Ste 
E, #0,E, =E, =0 
RERE linear dispersion 线 色 
散 率 是 指 小 长 相差 d 的 两 条 谱 线 在 
焦 耐 上 被 分 开 的 距 南 d, H ad 
(mmnm) RR- KAMNE EREN 
表示 公式 是 
at _ mf 
dà deos 
AP, d AGM; m 为 光栅 级 
次 ; /为 物镜 焦距 ; BATH. 
线 速 麻 linear velocity ” 载 气 在 洛 
柱 长 方向 上 移动 的 速度 ， 通 常用 平均 
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EREE u 表示， 其 单位 是 cm a 
(KBE). 

u= s ; us = 
式 中 ,5 为 柱 的 横 截面 积 ; F, ABA 
平均 流速 ; 工 为 柱 长 ; ta 为 空气 的 保 
留 时 间 。 

线 外 分 析 out-line analysis 又 称 
非 接触 分 析 (nonivasion analysis), #2 
指 检测 器 的 传 感 头 不 直接 接触 生产 流 
水 线 的 液 流 ， 卫 着 管道 采用 反射 式 或 
透射 式 的 测量 于 段 。 这 是 过 程 分 析 比 
较 理 想 的 简便 测量 方式 、 但 日 前 疯 
ye a) 

线形 分 析 line shape analysis 在 
FRA SABRI, REREH TF 
涉及 到 三 个 能 级 因而 比较 复杂 ， 不 仅 
Fy RK EE EE RR 
变化 。 一 般 这 种 贬 形 的 变化 来 自 元 素 
所 处 化 学 环境 的 变化 ， 因 此 ， 利 用 械 
RTE BEL By LL AS SER n 
素 的 化 学 效应 ， 该 分 析 方 法 称 为 线 
形 分 析 。 

线性 范围 ”jinear range 在 一 定 显 
PERKY FF. PARR OA ATER 
氢 的 条 件 干 回归 线 所 跨越 的 最 大 的 线 
性 区 间 。 对 于 分 析 调 试 而 言 ， 是 指 通 


过 鬼 合 优 朗 检 验 的 校正 曲线 所 跨越 的 
最 大 浓度 或 含量 范围 。 
线性 回归 linear regression ”又 称 


直线 回归 。 是 用 最 小 二 乘法 将 因 变 量 
对 自 变 量 拟 合 为 直线 的 过 程 。 分 一 元 
线性 回归 和 多 元 线性 网 归 ， 前 者 是 拟 
会 因 变 量 与 -个 自 变 量 的 线性 函数 ， 
上 后 者 是 拟 合 因 变 量 与 多 个 自 变 量 的 线 


! troscopy 
| 稻 好 空间 和 时 间 相 干 性 的 激光 引 人 光 
| 谱 学 后 ， 使 经 典 光谱 学 和 光谱 分 析 得 


HEAR. 
HERE linear laser spec- 
县 有 高 强度 、 高 单 色 性 、 


到 了 新 的 发 展 。 当 激光 强度 还 没有 大 
到 超过 物质 产生 非 线 性 效应 的 阅 什 
Ht, 所 形成 的 各 种 新 光谱 学 技术 和 仪 
器 称 为 线性 激光 光谱 学 。 己 经 成 熟 、 
大 量 应 用 的 线性 激光 光谱 学 技术 和 习 
器 有 : BOC SA Ah 
谱 学 ,利用 激光 的 高 强度 使 具有 
10“ 量 级 的 拉 粤 散射 光 更 易 准 确 、 快 
连 记 录 和 分 析 ， 可 提供 分 子 结构 、 唱 
格 振 动 等 详细 分 析 信 息 ， 也 可 直接 对 
水 溶液 进行 分 析 ; BORG A 
光 声 光谱 分 析 ， 由 于 激光 作为 高 强度 
单 色 光源 可 使 100 SRE RARE 
FARCE ee] Se AA a A 
不 但 可 以 对 传统 光谱 仪器 难以 分 析 的 
PEHE., BEHE RBA, F 
省 液 、 生 物 话 组 织 等 实现 灵敏 、 准 确 
的 快速 分 析 , 而 且 也 在 痕 量 大 气 污染 
物 检测 领域 成 功 应 用 ， 激 光 微 区 光谱 
仪 和 微 区 光谱 分 析 ， 利 用 激光 高 强 
E, BARA EAH, TRAE 
PKS RES BE, MT 
a. RAER, SCRE 
岩石 等 类 试 样 分 析 ， 还 可 对 生物 活体 
实现 微 区 无 损 分 析 。 

线性 内 手法 linear inner interpola- 
tion 通常 认为 ， 勾 排 光谱 或 者 按 
得 很 近 的 谱 线 的 分 布 是 线性 的 ; 对 
于 线性 分 布 的 情况 ， 未 知 谱 线 的 波 
长 为 
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Boron) 

APF, A. A 为 已 知 谱 线 的 波长 ; 
Ts 7, 为 届 知 谱 线 的 相应 读数 ;7 为 
ARR Mie, Wa, M A W 
En. n 和 7+， 则 可 计算 出 未 知 谱 线 
的 波长 ro 线性 内 桂 法 虽然 比较 方 
便 , 但 适用 范 财 较 罕 。 它 要 求 色散 率 
近似 等 于 常数 。 对 光栅 光谱 来 说 ， 未 
知 谱 线 离 已 知 训 线 可 以 在 百 埃 以 外 。 
对 棱镜 光谱 仪 来 说 ， 未 知 谱 线 离 已 知 
谱 线 必须 在 lnm LAPS, 

Sete EME linear gel chrom- 
atographic column $E #8, BR EE H 
填料 孔径 ER., “RF EEA 
凝 胶 柱 内 后 ， 试 样 就 会 按 分 子 尺寸 的 
AAD. SASL et fe] aE 
堂 标 ， 认 出 试 样 分 子 量 的 对 数 为 纵 坐 
标 作 图 ， 则 在 某 一 范围 虔 可 以 得 到 一 
FHER, AMEA TEREE 
也 称 为 线性 凝 胶 色 谱 柱 。 对 于 不 向 孔 
径 的 填料 ， 线 性 范围 各 不 相同 。 线 性 
凝 胶 色 谱 柱 是 针对 一 定 的 孔径 范围 而 
aA. 

钱 性 扫描 伏 安 法 linear sweep vol- 
tammetry 将 一 快速 线性 变化 电压 施 
吉 于 电解 池上 ， 并 根据 所 得 的 电 
流 - 电 压 曲线 进行 分 析 的 方法 。 可 作 
为 成 分 分 析 方法 ， 也 可 用 于 研究 电极 
过 程 的 动力 学 性 质 。 

线性 扫描 示 波 极 谱 法 linear sweep 
oscillopolarogaphy KRAER 
谱 法 。 是 将 -快速 线 性 变化 电压 施加 
于 滴 汞 电极 上 ， 并 用 示波器 记录 所 得 
的 电流 -电压 曲线 而 进行 分 析 的 方法 。 


A=A, + 


i 该 法 灵敏度 较 高 ， 检 出 限 可 达 10… ~ 


10 mo. L; 分 辨 率 较 高 ， 两 波 相 
F mY 也 可 分 开 ; 抗 先 还 流 的 能 力 
强 ， 可 利用 电极 反应 可 道 性 的 差异 将 
两 波 分 开 ; 或 利用 峰 电 流 比 相应 的 扩 
散 电 流 大 得 多 ， 消 队 前 波 对 后 波 
的 影响 。 

线性 梯度 linear gradient 在 某 一 
朋 时 间 内 连续 而 均匀 地 增加 流动 相 强 
度 的 梯度 程序 。 

线性 吸收 系数 linear absorption 
coefficient lem 厚 的 物质 对 义 射线 的 
RRA. BRM X 射线 的 吸收 也 
符合 朗 伯 -比尔 定律 ， 即 

zhe" 
AP, FAIRE, h 为 人 射 光 
强度 ; 只 为 线性 吸收 系数 ; x 为 透射 
通道 长 度 。 某 一 物质 的 线性 吸收 系数 
点 也 可 由 其 化 学 组 成 、 密 度 p 和 组 成 
元 亲 的 质量 吸收 系数 jp, 算得 
H =PÈc; Cita): 

AP, C 258 i CEE Ue E 
的 质量 百分比 ; (ea) 是 第 i 种 元 素 
的 质量 吸收 系数 。 

线性 预测 法 linear prediction meth- 
od 简称 LP 法 。 对 于 给 定 的 弱 平 稳 
WH TX, MX, (sce) 的 值 施 以 
SHEE AA SEOR X, (¢>%) JE DUE 
的 方法 。 设 自由 诱导 衰减 (FID) 或 
时 域 电 子 自 旋 回流 数据 是 由 多 个 复 指 
i PA RP 


aX, = Sajexp (iot) 
利用 指数 的 最 基本 性 质 ， 上 式 可 改写 
成 线性 方程 形式 
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X, = Èa, 
AP, a 称 为 线性 顶 测 系数 ， 它 是 与 
RICA. TEL AAA LAY 
Xo MAH Rb HE a Re EU 


里 叶 变 换 前 ， 可 用 线性 预测 法 作为 线 
Eee. AB. TERE 


人 线性 预测 系数 以 后 即 可 将 时 域 谱 转 


化 成 频 域 谱 。 与 博 里 时 变换 方法 相 
比 ， 使 用 线性 虎 测 法 需要 的 数据 量 


少 ， 可 节约 测试 时 间 ， 所 得 到 的 频 域 : QASIM (a), A 


| 示 某 物质 1 的 调整 保留 值 与 另 一 物质 


谱 的 分 辩 率 高 。 介 使 用 该 法 的 前 提 是 
BT RI Ais AS ERIE 

RH line spectrum HFE 
TRH E TERT AMEA BE 
所 需 的 时 间 极 短 C RAI 
向 低能 组 瞩 迁 的 时 间 是 10““ s)， 产 
生 的 光谱 呈 线 状 、 被 称 为 线 状 光谱 。 

限制 扩散 理论 theory of restricted 
diffusion ”是 涂 胺 色谱 分 离 机 理 的 一 
种 理论 模型 。 它 认为 溶质 的 分 离 是 基 
于 不 同 尺寸 的 溶质 分 子 在 不 同 孔 隙 中 
扩散 速度 的 差别 ， 分 子 扩 散 速 率 是 填 
料 孔 径 和 沦 质 分 子 半径 的 阔 数 。 比 较 
大 的 溶质 分 子 只 能 扩散 到 部 分 较 大 的 
扎 萤 中 ， 因 而 保留 值 小 ， 小 分 子 不 仅 
能 扩散 到 大 孔 中 ,还 能 扩散 到 小 孔 
中 ， 所 以 其 保留 值 大 。 限 制 扩散 理论 
认为 ， 尝 质 流 经 凝 腕 柱 并 没有 在 两 相 
间 达 到 平衡 ， 所 以 其 保留 值 存在 流速 
依赖 性 。 

限制 性 每 日 多 许 摄 入 量 condition- 
al acceptable daily intake ”对 于 一 种 限 
制 性 使 用 的 农药 ， 在 某 种 病虫害 尚 没 


有 蔡 代 农药 进行 有 效 防 治 的 情况 下 ， 

对 其 设 定 限制 性 每 日 允许 摄 人 基 
ARMM adenine RMR EEH 

成 成 分 之 一 . 也 是 某 些 辅酶 《如 


| NAD 和 FAD) 的 主要 组 。 其 
B, TAREN URR X, ERS | SAD BAD? 成 成 分 


结构 为 


NH; 
we 
Ly. N 


lf 
相对 保留 值 relative retention value 


2 (或 是 标准 物质 ) 的 调整 保留 值 的 
比值 ， Kirn dm. 它 是 一 个 无 量 网 
的 量 。 其 关系 式 为 


用 


Ae ilo Var e Fas Fans Faas Fate 
Vo 5d a2 as 8 od 1 与 组 分 2 的 调整 
保留 时 间 、 调 整 保留 体积 、 净 保留 体 
积 与 比 保留 栖 积 。 相 对 保留 值 只 与 柱 
温 、 国 定 相 性 质 有 关 ， 可 从 有 关 文 献 
中 查 到 。 

WR BM relative R, value X 
称 相对 R fi. 样品 斑点 的 R 与 标准 
MH Ri 的 比值 。 也 即 原点 至 样 
曲 点 的 距离 与 涯 点 至 标准 对 腿 物 点 的 
距离 之 出 。 和 参见 比 移 值 条 。 

相对 标准 人 往 差 relative standard 
deviation 标准 篇 差 与 平均 值 之 比 ， 
以 RSD 表示 。 


RSD => x100% 
x 
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用 来 比较 在 量 网 或 数量 级 上 不 同 的 测 
定数 据 的 相对 离散 程度 的 大 小 .可 各 
免 被 测定 其 绝对 值 对 标准 偏差 的 影 
Mjo ESL AACE RP, ARAR 


标准 差 称 为 变异 系数 、 现 在 已 不 常用 
” 度 。 然 后 按 各 种 离子 的 相对 强度 作 


变异 系数 这 -术语 . 

相对 法 (活化 分 析 】 relative meth- 
od (of alivation analysis) 将 被 测 元 
紊 食 量 已 知 的 标准 样 呈 与 未 知 样 蝇 在 
相同 的 条 件 下 屡 受 畏 照 处理 和 测 
量 , 根据 标准 各 未 知 样品 的 相对 放射 
TEESE BE SR A AE AP SR E 
量 的 一 种 活化 分 检 方 法 。 具 要 测定 了 
经 过 时 间 衰 变 后 相对 放射 性 活 凡 ， 


就 可 以 求 得 试 样 中 被 测 元 素 的 含 | 


H F- 

F = 

ry A, b 
式 中 , A, 和 4, 分 别 是 时刻 测 得 的 
未 知 和 标准 样品 中 的 被 测 核 察 的 放射 
性 活 度 ; F 是 标准 样品 中 被 测 元 素 
的 含量 。 该 法 的 优点 是 消除 了 绝 大 多 
数 与 核 参 数 及 实验 参数 有 关 的 误差 ， 
REAR EAE. MARIA 
BAAN HICK MS 5c KAY A, 
获得 与 样品 基体 匹配 的 标准 样品 有 时 
EARE. SLBA RRA AT 
法 活化 分 析 条 。 

相对 分 子 质 量 relative molecular 

mass; RMM 用 对 应 于 碳 原子 ”C 质 
BH 1/12 来 表示 某 化 合 物 的 相当 于 
一 个 分 地 的 平均 质量 比 的 无 量 网 量 ， 
称 为 相对 分 子 质 量 。 基 分 子 的 分 子 量 


等 于 组 成 该 分 子 的 所 有 元 素 的 相对 原 | 


子 质量 之 和 ， 用 对 . 表示 。 


相对 丰 度 relative abundance MA 
谱 图 中 各 离子 之 则 相对 含量 。 在 质谱 
图 中 ， 通 常 纵 坐 标 以 最 强 峰 { 基 峰 ) 
为 100% ， 其 他 峰 的 强度 与 最 强 峰 相 
比 ， 得 到 相应 的 百分数 ， 叫 相对 让 


图 。 男 一 种 表示 法 是 ， 把 图 中 所 有 离 
子 蜂 的 强度 加 起 来 ， 设 为 100% W4 


， 标 ,各 种 离子 控 其 强度 ， 得 到 相应 比 
| 例 ， 作 出 质谱 图 。 


相对 挥发 度 relative volatility 在 
处 于 两 相 平衡 的 体系 中 ,组 分 上 在 
FRAP BO BEAR DRS RAE AY 
分 数 比 值 称 为 组 分 A 的 挥发 度 。 

. (Yala 
FRE =I, 
HARA GK p KERAN 
HER, 


_ Pa 
挥发 度 = Ty Sy 


WT ABB 的 二 元 混合 物 的 相对 挥 
发 度 为 
o ARRERA) a)y 
8 的 挥发 度 (XA) a (Xn) x 
Pal Xu) 
Paul Yds 
根据 拉 乌 尔 定律 ， Pa = (Xady Pay 
pa = (Xo Pa HB, pl, pe 分 别 
WA, BRAMUE, M 
Py 
a=- r 
E 
在 气相 色谱 中 ， 相 对 挥发 度 与 相对 
保留 值 《rs ) BK, RASA 
分 分 离 的 难 易 程度 。 相 对 挥发 度 越 
大 ,组 分 分 离 越 容易 ， 当 相对 挥发 诬 
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为 1 时 ， 两 组 分 不 能 实现 分 离 。 

相对 校正 因子 
factor SER St AB EA FS eae 
WY He St RETF A Sh. 用 
SBR. | 


relative correction 


式 中 , /与 /分别 为 了 组 分 和 标准 物 


相对 响应 值 日 为 倒数 ， 它 有 3 种 表示 


r 


f 
方法 : MER IAT fy =- A, 
sw} 


W, f 
qro RMR Ff, =e = 
Sow 
AWM, foM, 
AWM. M, 


fafa 在 数值 上 体积 校正 因子 


等 于 摩尔 校正 因子 。 式 中 不 、4 分 
别 为 称 样 。 和 组 分 的 峰 面积: Ww, 
W, 分 别 为 标 样 s 和 组 分 i 的 质量 ; 
M.. M, 分 别 为 标 样 。 和 组 分 于 前 
分 子 量 。 

ART FLEE relative aperture ”光学 
F RILLER) 的 绝对 通 兆 口 
径 大 小 不 能 直接 决定 光学 系统 相对 通 
光 能 力 大 小 。 在 应 用 光学 中 ， 以 人 大 
口 重 与 该 系统 的 焦距 之 比值 (也) 作 
为 光学 系统 通 光 能 力 的 表征 值 ， 称 为 
相对 孔径 。 使 用 相对 孔径 值 ， 就 可 使 
TRACO. THEREZA 
SRR THEI. ERNA 


; KE RIEA FA = 


头 上 ， 以 相对 孔径 值 的 倒数 【光圈 
数 . 如 3.5, 5.6, -0 作为 选择 进 
和 镜头 能 量 多 少 的 表征 。 在 单 色 仪 、 
报 谱 仪 、 分 光 光 度 计 等 分 析 仪 器 中 ， 
交 学 系统 相对 孔径 值 直 接 决定 分 析 仪 
SRA. RR IL. 

HRE 


Telative sensitivity 


， ROR EUG 5, 与 相同 最 标准 物质 
i 灵 人 敏 度 S, 的 比值 称 为 该 待 测 物 的 相 
质 的 绝对 校正 因 于 。 相 对 校正 因子 与 | 


GRRE, ASRR: SS, 


HÆ relative deviation {W2 
与 测定 平均 值 之 比 。 表 示 测 其 的 相对 
HEE, 

相对 碳 (质量 ) 响应 因 于 rela- 
tive carbon response factor ARS -k 
BATEN (FID) H, ERS 
标准 样品 进行 校正 的 情况 下 ， 可 采用 
HUB CRB) 响应 因子 进行 定 
量 计算 。FID 对 有 机 化 合 物 是 通用 型 
检测 器 。 其 信号 与 总 碳 原 子 的 数量 有 
关 ， 可 以 直接 用 峰 面 积 的 百分数 计算 
左 拨 化 合 物 的 百 分 含 量 而 不 会 导 北 很 
大 的 误差 。 尽 管 化 合 物 的 结构 不 同 ， 
单位 质量 碳 原 子 的 响应 因子 几乎 相 
同 ， 这 样 就 简化 了 FID 的 定 基 校正 因 
子 计算 ， 直 接 利 用 蜂 面积 归 一 化 法 计 
算 组 分 的 含量 ， 如 下 式 所 示 : 


A, + M. 
F = 一 一 一 一 一 一 


C/TA M, 
SDA E 


RH, V, 为 被 测 化 合 物 i HERE 
分 数 ; A, 为 被 测 组 分 ; 的 峰 面积 ; M, 
为 被 测 组 分 i 的 相对 分 子 量 ，C, 为 被 


测 组 分 ; 的 总 磋 原子 数 ; a ae eat 


相 xiang 729 


校正 因子 ， 有 相同 碳 数 的 有 机 化 合 物 

有 极其 相近 的 FID 相对 碳 响应 因子 。 
FARR relative error 误差 & 与 

Beit SA PL op 之 比 , 以 RE 表示 。 


RE = x 100% 
jh 


EMM (AE OE EAS ARRE, £ 
次 测定 的 平均 值 * 接近 于 真 值 上 ， 是 
翌 的 无 偏 估计 值 ， 四 此 ， 在 实际 工作 
中 常 将 相对 误差 表示 为 

RE = £ x 100% 


相对 响应 值 ”relative response 是 
指 某 一 种 物质 的 响应 值 与 其 相同 量 的 
基准 物质 的 响应 信之 比 。 相 对 响应 什 

Ay 
so FE. UR, A, A, 分 别 为 该 物质 

A 
SHRED RHE, F, W, 分 别 
为 该 物质 与 基准 物质 的 质量 。 相 对 响 
应 值 只 与 待 测 物质 、 基 准 物 质 、 和 载 气 
等 性 质 有 关 ， 而 和 操作 条 件 无 关 。 参 
见 响 应 值 条 。 

HF coherence 相干 是 与 一 对 本 
征 态 之 间 的 姥 迁 相 联 系 的 。 核 自 旋 体 
系 中 两 个 态 (li>Mle>) 之 间 的 
版 迁 可 以 用 表征 它们 的 葡 量 子 数 之 差 
{Ë P= Am = mi -m 来 模 述 它们 路 
CHM, RAF ORM. PL 称 为 
相干 的 阶 。P, = +1 的 相干 称 为 单 量 
THT. SRAM AIL, RAE 
BERR, FoR MAP aT 
不 能 直接 检测 出 来 。Ps =0, 2 分 别 
ASR. BPA, RR 


| FHF., EXE, WALETA 
| oF, IPLI #1 的 乒 迁 统称 为 多 量子 


跃 秆 或 多 量子 相干 。 用 密度 答 阵 表示 
可 以 很 好 地 措 述 自 旋 系 统 的 状态 及 其 
运动 规律 。 此 时 ， 蜜 度 矩 阵 元 eu = 
li> < 大 1 Ma,=1k> cil BRA 
li>Sl k> Seat, ROK 
ASR GE BRR EA AMR 
E. SALSA RNR S A 
相干 oMr ARR. TER B 
BP, AAFP PRE, 
当 施 加 射频 脉冲 堵 可 以 使 gj 和 gs 之 
间 发 生 相干 转移 ， 相 于 阶 数 有 相应 的 
变化 。 参 见 相干 转移 条 。 

AT RRR RH SMa 
coherent anti-stokes Raman scattering; 
CARS 相干 反 斯 托 克 斯 拉 曼 散射 与 
相干 斯 托 克 斯 拉 权 散射 一 样 ， 是 一 种 
特殊 的 三 阶 非 线 性 混 频 现象 。 设 有 频 
率 为 mm 和 vw FPR REA Bt BE 
上 , BE v >», Hy, 激光 有 足够 
的 强度 。 当 满足 mm 一 py =p. ve 为 
SF MHS MRE. BS 
RAR ARIA. TRB PE AE See Oy 
n RS RG, 4 n = 2p, — = 
v +am， 散 射 光 频 率 既 商 于 mm ， 也 高 
Fre HRSA RE 
LS BAY, CARS HF n 出 现 
EAF». HARMA, BESET SEF 
He, BERT LHe Se BTR 
BER 10° ~ 10° 48, 在 生物 化 学 的 研 
F, CARS 是 有 价值 的 测试 手段 。 

相干 散射 coherent scattering X 
FETE HE DT eS Ay ma BR 
£. ARN. RP, RAT AR 
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光 的 方向 ， 而 没有 引起 入射 光 能 基 变 
化 的 散射 称 为 相干 散射 。 由 于 散射 多 
的 波长 与 人 人 射 光 的 波长 相同 ， 当 有 多 
个 散射 光源 ， 且 光源 的 相位 善 恒 定 


时 ,散射 光 之 问 是 能 够 相互 干涉 的 。， 


相干 散射 分 为 原子 相干 散射 和 分 子 相 
干 散射 ， 是 X 射线 入 射 的 物理 基础 ， 
相干 斯 托 克 斯 拉 胁 散射 效应 co- 
herent Stokes Raman scattering; CSRS 
PRR RPE RR. 1 
有 频率 为 mw Av, ARREAK Bl 
Rib, BE n >m, He, BHA 
FERRE. MPE r ~r, = ph Pr 
为 分 子 的 拉 曼 活性 振动 频率 时 ， 就 会 
产生 效率 很 高 的 混 频 。 混 频 产生 频率 
Ate, BYES IE, Moy = 2r - 
vn =F, tr 散射 光 频 率 mm EFA 
NA, RAM TH RS 
Ft. CSRS HM n, EEF n, EEF 
vo BRD RM R EF nn 
m. FER CSRS 时 ， 容 易 受 到 荧光 
的 于 扰 ， 这 限制 了 CSRS 的 应 用 。 
相干 转移 coherence transfer W 
BE AEBS RB fel Emi B BER R 
BES. HERE RUE ROSE St Aa 
HTA, CESPRTASATRKIEA 
关 。 相 干 项 之 间 的 转移 ， 称 为 相干 转 
称 。 在 脉冲 序列 作用 下 引起 布 居 数 之 
各 的 变化 或 转移 ， 称 为 极 化 转移 。 第 
i 和 第 能 级 之 间 的 相 于 由 密度 矩阵 
元 os 种 oy AR. A krh a LGB 
on 转变 成 rmw。 例如 对 二 核 自 旋 栖 
系 ， 用 非 选 择 性 站 脉冲 作用 于 单 量 
子 相 于 项 em 和 qa， 可 和 使 之 转变 为 
REETH F ea 和 og, HA 


位 相反 。 单 量子 相干 之 间 的 转移 ， 称 
AL RE FE AE GE FETE 90°, BK 
冲 ， 单 量子 相干 o 可 转变 成 单 量子 
相干 on. oath, ROR a 
于 gn 以 及 堆 量 于 相干 oy. 

相关 correlation +4% ft = fi] FB BE 
变动 的 关系 。 分 为 函数 美 系 与 统计 英 
系 蝴 类 ， 前 者 表示 变量 之 间 数 量 上 的 
确定 性 关系 ， 即 一 个 或 一 组 变量 在 数 
基 上 的 变 比 ， 通 过 函数 式 所 规定 的 数 
学 等 式 可 完全 地 确定 另 一 变量 在 数量 
上 的 变化 ; 后 者 表示 变量 之 间 的 相 随 
变动 的 蘑 种 数 基 的 统计 规律 性 ， 芭 一 
个 变量 只 是 大 体 上 按照 某 种 趋势 随 男 
… 个 或 -组 变量 而 变化 ， 是 在 进行 了 
大 量 的 观测 或 试验 之 后 所 建立 起 来 的 
一 种 经 验 关 系 。 

相关 分 析 corelation analysis 描 
述 变 量 之 间 统 计 关 系 的 一 种 数学 方 
法 。 用 来 研究 变量 之 间 是 否 相 关 以 及 
相关 的 程度 如 和 何 ， 相 关 的 程度 用 相关 
系数 表征 ， 相 关系 数 越 大 ， 表 示 相 关 
的 程度 越 太 。 相 关 分 析 与 回归 分 析 是 
有 区 别 的 ， 前 者 是 研究 一 个 户 量 或 一 
组 变量 与 另 一 个 或 一 组 变量 之 间 的 统 
计 关 系 ， 诸 变量 之 间 没 有 自 变 量 和 因 
变量 之 分 ， 都 是 随机 变 基 ; 后 者 是 研 
究 一 个 变量 (ASE) 与 一 个 或 一 
给 变量 (AER) 之 间 的 统计 关系 ， 
所 研究 的 变量 有 自 变 量 和 因 变 量 之 
分 ,天 变量 只 有 -~ 个 ， 且 为 具有 概率 
分 布 的 随机 变量 ， 而 自 变 量 为 无 概率 
SSRIS (固定 变量 )。 从 
广 六 上 讲 ， 呵 归 分 析 属 于 相关 分 析 ， 
是 相关 分 析 的 一 和 神 特殊 情况 。 
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943 FBT  molecular-related 
ion 在 软 电 离 时 ， 常 常 获得 一 些 与 


分 子 奈 量 相关 的 离子 。 例 如 ， 质 子 化 


的 分 和子 ([M+H] - ), 去 质子 的 分 子 | 


( [M-H] >), BONE. Beak 
溶剂 的 分 了 等 CLM +Nal*. [M+ 


NH, ] S”. 这些 与 分 子 质量 相关 的 | 
| 直 相 交 了 毛细管 检测 点 ， 样 品 吸 收 汞 


离子 统称 为 相关 分 子 离子 。 
相关 光谱 法 


correlation spectrosco- 


py 为 消除 普 基 干扰 以 肥 所 高 测定 的 


有 灵敏度， 将 相 尖 技术 用 于 吸收 光谱 的 
方法 。 相 关 交 谱 法 的 靶 术 关键 是 要 设 
计 出 一 个 相关 盘 或 称 模拟 复制 光谱 ， 


即 根据 某 特定 污染 气体 (例如 | 


SO) ,吸收 光谱 中 的 某 一 吸收 带 
(例如 在 300nm 附近 ) ， 预 先 复 制 出 
HAARA (mask), 
犹 链 的 宽度 与 间距 与 真实 的 吸收 光谱 
的 波峰 或 波 从 模拟 对 应 。 

相关 系数 correlation coefficient 
表征 变节 之 问 相 关 程 度 的 一 个 参数 
相关 系数 

Ee, -2G,-y) 

了 

VS 
Ath, Hy 分 别 是 自 变 量 和 因 变 
BMA; * 和 分 别 是 自 变量 x AA 
变量 y 的 半 均 值 ; e 是 实验 点 的 数 
目 。 在 对 所 建立 的 工作 曲线 进行 统计 
检验 时 ， 当 由 实验 值 计 算 的 * 值 大 于 
相关 系数 检验 表 中 相应 显著 性 水 平 x 
PAH AEE Faina 时 ， 表 明 所 建立 


的 淤 解 情况 。 


示 变 量 之 问 相关 的 程度 戚 太 。 当 7 随 


| * 增 大 而 增 大 , 称 y 与 x 为 正 相 关 ,， r 


为 正 值 ; “My Mix WA, WE y 
与 x AMR, ATM. 

Wz RRS ADE 
heat lens detection of intersect Jaser-in- 


duced REMEM WAER E 


AEE E EF Fe ot P 
的 探测 束 发 散 ， 在 远 场 探测 束 中 心 光 
强 挛 化 ， 即 得 到 与 样品 吸收 成 正比 的 
光 热 信和 号。 

相似 相 深 原则 rule of mutual solu- 
bility 极 性 分 子 易 深 于 极 性 溶剂 ， 
SER CE FP ERR EP, A 
WL BT CCl, 而 在 术 中 的 溶解 
度 很 小 。 这 是 因为 和 CC 是 非 
Rte. 水 是 极 性 分 子 。 相 似 相 
谤 原则 是 由 大 量 实验 总 铺 出 的 一 条 
经 验 性 规律 ， 并 不 能 说 明 所 有 物质 


HER Phase ratio ”在 气相 色谱 


中 ， 相 比 是 指 气相 与 波 相 的 体积 比 ， 


以 8 表示。 毛细 管 柱 的 相 比 值 高 ， 对 
RADHA ERICK, Baer 
气相 色谱 法 的 相 比 最 好 在 100 至 500 
之 问 。 在 毛细 管 柱 上 可 以 使 用 较 做 的 
温度 进行 分 离 。 
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i 之 间 发 生 的 转变 。 相 变 的 内 容 比较 复 


a, 除了 一 般 的 相 态 〈 固 、 液 、 气 ) 
转变 ， 还 包括 晶 型 之 净 的 转变 和 介 晶 


的 工作 曲线 是 有 意义 的 。r 的 绝对 信 | 相 之 问 的 转变 等 。 例 如 ， 液 最 化 合 物 


在 0~1 的 范围 内 变动 ,r 值 趟 大 ， 表 


CHS >< 》 CN 具有 面相 - 近 
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E, ARA- ALA, AAR- AR 
FBZ E 

HEEE phase transition tempera- 
ture 不 同 相 态 之 间 发 生 转 变 时 的 温 
BE. 通常 可 简 使 三 利用 相 变 温度 来 鉴 
别 物质 和 相 变 。 

相 分 辩 葛 光 phase-resolved fluores- 
cence 利用 混合 物 中 各 荧光 体 荧 光 
洗 命 的 差异 进行 菊 光 光谱 的 分 辨 ， 激 
AMR IZ HAA AS el AR 
计算 荧光 寿命 的 睫 法 -。 当 样品 被 激发 
HEREZA., RAMEKA o, bil 
荧光 也 同样 被 调制 ， 调 制 的 荧光 比 沿 
发 光 在 相位 上 延迟 了 ow 角 。 荧 光 的 
谢 制 比 激 发 光 的 调制 幅度 要 小 ， 荧 光 
改变 部 分 的 相对 幅度 与 激发 光 的 调制 
度 之 比 为 去 调制 因素 m。 对 于 单 指数 
BEE, ABER RI 
环境 中 满足 如 下 关系 ; tame = wr, 
m=(l+w') '?, CEMA p% 
SHAK n 后 ,可 以 计算 荧光 寿命 
7T。 采 用 配备 相 灵 艇 检测 器 的 相位 荧 
光 计 , 相 灵 敏 检测 器 产生 的 直流 信和 号 
与 调制 的 荧光 强度 成 正比 ,并 和 检测 
Be GE ah [el AB he HE AY Ae KARE Eo 
车 进行 荧光 光谱 扫描 , 则 满足 
F(A,gpo) = KF(AYcos( p-p) & 
h, FOJA ASK, Aa 为 波 
长 ; 此 为 常数 ,包含 样品 和 仪器 因素 
以 及 激发 光 的 调制 度 。 对 于 两 组 分 荧 
光 体 混合 物 ， 如 果 把 检测 器 相 角 调节 
到 与 一 给 定 组 分 异 相 ， 即 上 p- 
Po! =90*， 则 该 组 分 的 荧光 将 被 抑 
制 ， 测 得 的 相 灵 敏 光 谱 是 另 一 组 分 的 


稳 态 荧光 光谱 ， 其 强度 减弱 至 原来 强 
度 的 sin Cn — Pad e 由 此 ， IRE 


可 用 以 分 辨 两 组 分 荧光 体 混 合 物 中 的 
个 别 组 分 。 
相 分 析 phase analysis ”对 钢 中 各 


种 第 二 相 {复合 材料 内 不 同 于 基体 


| 的 另外 的 相 ) 进行 的 定性 和 定量 分 


析 ， 遂 常 基 指 用 电解 方法 将 各 种 第 二 
相 抽 取出 ， 再 对 共存 相 进 行 分 离 ， 济 
定 各 相 元 束 组 成 的 分 析 过 程 。 由 分 析 
结果 可 以 了 解 合 你 中 各 组 分 间 相 互 作 
用 的 规律 。 现 代 相 分 析 梁 用 电镜 、X 
射线 衍射 、 电子 【离子 ) RH Se 
种 技术 ， 分 析 结 果 对 于 控制 合金 威 分 
范围 选择 热 处 理工 艺 ， 探 讨 合 金 化 
机 理 和 故障 分 析 都 具有 重要 意义 。 

相 角 phase angle TEX $i inik 
学 中 指 结 梅 因子 的 位 相 。 其 物理 意 尽 
为 : 在 入 射 te AAA eb, daa 
内 全 部 原子 对 人 射 藉 射线 的 散射 波 
ANT ARS A i a 
原点 上 的 电子 的 散射 波 的 相逢 
的 差 值 。 

相 角 问题 phase problem 通过 实 
测 的 衙 射 数据 确定 晶体 结构 的 过 程 中 
必须 解决 的 关键 问题 。 晶 体 结 构 是 根 
据 电 子 密度 耳 数 ， 即 电子 密度 在 空间 
的 分 布 而 确定 的 。 计 算 电子 密 讼 函数 
需要 全 部 结构 因子 数据 ， 而 结构 因子 
是 由 结构 振幅 和 相 角 两 部 分 组 成 的 。 
从 实测 的 入射 强 度数 据 上 只 能 得 到 结构 
振 糖 ， 杠 角 数 据 在 号 前 和 可 预见 的 将 
来 则 是 很 礁 用 实测 手段 获得 和 的 。 目 前 
各 种 解决 相 骨 问题 的 方法 ， 如 模型 
法 、 向 量 空间 法 、 直 接 法 、 同 晶 野 换 
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法 等 的 共 癌 特点 是 把 已 知 的 关于 部 体 
结构 的 知识 、 结 构 化 学 知识 及 衍射 强 
度 信息 等 结合 起 来 将 隐 合 在 衍射 强 
度数 据 中 有 关 相 角 的 信息 挖 据 出 米 ， 
推测 近似 的 相 角 ， 即 适用 的 初始 结构 
RA, ALR RM. EE, F 


BS A REY. TT RE REEE 


构 的 解析 过 程 ， 即 为 破解 相 角 问题 的 
过程， 

AMM phase sensitive detec- 
tion; PSD 检 出 特定 频率 信息 的 一 
种 最 简单 的 方法 。 它 是 利用 相 检 波 来 
实现 的 。 相 检 波 器 是 一 个 混 频 器 ， 相 
当 于 一 个 模拟 滋 法 器 ， 它 使 输 人 信和 号 
与 参考 信号 相 乘 ， 输 出 信号 的 第 一 项 
AS, TT PB a 
HMSO, REFERS. E 
NMR, ESR 相 检 波 中 ,通常 输入 信 


号 与 参考 信号 加 频率 。 其 大 小 和 极 性 | 


与 两 信号 的 相位 差 的 余 荡 及 幅度 乘积 
有 关 。 此 时 检测 出 的 信号 ， 不 能 分 辩 
HERET 

HEHEA phase-sensitive- 
A.C. voltammetry 利用 相 敏 检 波 有 选 
择 地 测定 不 同 相位 时 的 交流 电流 ,使 
其 获得 测定 的 最 佳 选择 ， 即 讯号 电流 
最 大 ， 充 电 电流 的 影响 最 小 的 一 种 交 
流 伏 安 法 。 利 用 该 法 可 以 提高 油 定 灵 
BE, fe AT fk OR oP th OT 
3K5 x 10°77 mol + L, 

HFA phase equilibrium 系统 中 
物理 和 化 学 性 质 完全 均匀 的 那 一 部 分 
称 为 一 个 相 。 所 谓 相 平 街 是 指 系统 中 
各 相 的 组 成 与 数量 玖 不 随时 间 而 蛮 
出， 即 不 同 相 昌 然 相 互 接 秀 但 宏观 上 


在 相间 设 有 物质 传递 的 状态 。 对 于 任 
意 相 平衡 系统 ， 其 中 任 一 物质 BE 


| 它 所 存在 的 所 有 相 中 的 化 学 势 


必 相 等 。 

相位 记忆 时 间 phase memory time 
在 外 磁场 中 处 于 热平衡 的 自 旋 体系 ， 
在 适当 脉冲 的 作用 下 ， 其 纵向 磁化 强 
aM, 倒 向 平面 ， 即 在 垂直 于 外 磁场 
的 平面 上 形成 了 自 旋 相位 的 相干 。 关 


| 掉 脉 冲 后 ， 这 一 相位 相干 将 以 时 间 党 
| 数 RWWA. T) 实质 上 就 是 相 


位 记 所 时 间 ， 它 标志 着 相位 相 于 能 够 
持续 多 长 时 间 ， 它 包括 两 部 分 贡献 ， 
一 基 在 自 旋 体 系 内 部 进行 能 量 交 搞 的 
自然 过 程 ， 即 自 旋 - 自 旋 弛 箱 ;， 舅 一 
部 分 是 贝 于 外 磁场 的 不 均 句 性， 使 样 
口中 不 同 部 位 的 自 旋 感 受到 不 同 韵 磁 
场 ， 这样 它 们 的 进 动 频率 也 由 .有 不 
同 ， 使 相位 相干 消失 速度 加 快 。 

相位 校正 phase correction 光 
〈 波 ) 谱 仅 调试 不 当 或 电子 学 方面 的 
不 完善 会 导致 所 得 谱 图 相位 畸变 。 相 
位 误差 可 分 为 与 频率 无 关 的 零 级 误差 
和 与 频 府 呈 线 性 美 系 的 一 级 误 益 。 所 
BEY I DAE BEE, BEES} 
自动 和 手 控 的 。 前 者 是 利用 计算 机 要 
REF (ABNER, BRAS 
积 法 ) ， 反 复 加 人 不 癌 相位 因子 ， 使 
暧 收 谱 线 在 基线 上 面 的 面积 达到 最 
大 ,基线 下 面 面 积 最 小 时 为 最 终 的 谱 
图 。 后 者 是 手动 调节 面板 上 的 电位 
&, SHAR S ERRAT, 
由 计算 机 程序 计算 校正 ， 反 复 改 变 电 
位 器 值 ， 直 到 在 观测 屏 上 得 到 左右 对 
称 的 吸收 线形 为 止 。 
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相位 循环 “phase cycle 在 傅 里 叶 
变换 脉冲 磁 共 振 测 试 中 ， 特 别 是 在 需 
要 -一 定量 的 信号 强度 时 ， 常 采用 相位 
TEER, HHE EE ERRATE 
SHARE HORE MHE A 
号 ERARA Y. MEARE E 
就 是 将 实验 用 脉冲 【或 -脉冲 序列 ) 
或 接收 器 的 相位 按 … 定 周期 规律 改 
变 . 然后 将 在 一 个 周期 内 具有 不 同 相 
位 的 各 脉冲 (或 脉冲 序列 或 接收 
器 所 得 到 的 人 邯 相 加 或 相 减 ， 这 样 可 
以 使 干扰 入 号 或 相位 、 信 号 强度 的 畸 
变 被 抵消 掉 ， 而 挑选 出 无 畸变 的 有 用 
信和 号。 通常 接收 器 可 在 O°. 90°, 
180°, 270° {或 x, y, -x, -y) 
个 方位 调整 相位 和 接收 。 在 NMR 的 
名 脉冲 实验 中 ,需要 检测 多 量子 路 
迁 。 击 于 它们 让 能 像 在 善 通 的 NMR 
实验 中 的 音量 子路 迁 可 直接 检测 ， 因 
此 需要 施加 读 脉 冲 ， 将 它们 转化 为 单 


量子 婚 迁 的 形式 。 为 保证 只 接收 到 某 |! 


个 名 量子 且 迁 的 信息 ， 还 需要 不 断 改 
变 读 脉 神 的 相位 。 通 常 NMR 实验 中 
的 级 向 磁化 ， 单 量子 相干 和 双 量 子 相 
干 对 应 于 讯 脉冲 相位 有 不 同 相 位 关 
系 。 例 如 在 INADEQUATE 脉冲 序列 
中 三 个 量 与 90° 读 脉冲 相 位 的 关系 如 
FR. 


TERE RR KRM ow. 


接收 器 也 按 表 中 相位 循环 一 次 。 纵 向 
位 化 与 单 量 了 贱 迁 在 相位 交替 累加 时 
BIA. HSER Ro Sea 
相位 而 被 检 出 。 

Bak AXES he 
熔点 TLC. Se -o-i A SB HS 
肉桂 酸 的 内 酯 ， 由 分 羟 基 蔡 醋 与 无 水 
措 酸 及 醋酸 销 反 应 得 到 。 是 草 的 芳香 
Re, BEETS. E -4E 
Hq, Rit wpe THRE OR 
(PHM), 7-H RRB OR 
+. BRR ARO. 

WAY EN (@] response time Pp hi 
符 时 间 。 措 从 测 基 开始 到 获得 相对 稳 
定 分 析 信 和 号 所 需 的 时 间 。 不 同 的 分 本 
领域 , 响应 时 间 的 具体 定义 有 所 不 
间 。 在 电子 选择 性 电极 测量 中 , 响应 
时 和 间 是 指 离 子 选择 性 电极 由 一 种 活 度 
值 的 试 液 转 人 人 另 一 活 度 值 的 试 液 时 ， 
建立 平衡 电势 值 所 需 的 时 间 。 控 
JUPAC 推 荐 ， 定义 实际 响应 时 间 为 离 
了 选择 性 电极 与 参 比 电极 接触 试 液 ， 
到 电极 电势 与 稳 坊 值 相 差 lV 所 需 


coumarin 


的 时 间 。 而 在 色谱 分 析 中 , 响应 时 间 


是 指 以 一 定 浓度 的 试 样 连续 通过 检测 
a, ODS. 4K 
突然 变化 ， 输 出 信和 号 达到 新 平衡 条件 
的 63 免 时 所 需要 的 时 间 。 

MEM respone ”是 指 被 分 离 的 
组 分 通过 检测 器 响应 后 所 给 出 的 信号 
H, -RLRE (mY) 或 电流 (A) 


| 表示 。 御 质 响应 值 的 文 小 取决 于 物质 


的 物理 、 化 学 性 质 和 浓度 ， 同 时 也 与 
检测 器 本 身 的 沈 敏 度 有 关 。 不 同 的 物 
上 质 在 同一 检测 器 上 ， 妈 使 浓度 相同 ， 


i xiang 735 


weak AM AME: 而 同一 种 物 
Mi, 在 不 由 灵敏 度 的 检测 器 上 也 会 第 
出 不 同 的 响应 值 . 等 种 物质 的 响应 值 
可 通过 实验 方法 获得 。 

hz 在 光学 分 析 仪 
器 的 光学 系统 中 ， 由 于 光线 假 商 光 轴 
远 或 光线 在 光学 系统 中 行进 和 角度 大 . 
PSC ACS, GAR Be RRL 
AEE RE MRR, A 
偏离 理想 成 像 过 程 而 造成 的 结果 称 为 
RE., MERES., EFRA 
SBA: 国光 学 材料 对 不 辐 波 长 具 
有 不 同 折射 秦 而 造成 的 色差 ， 因 光学 
器 忻 表 面 形 状 和 光线 入 射 几 径 角 或 帘 
ATER ABIES. fe Ah 
置 色差 和 放大 率 色 差 两 种 ， 单 色光 像 
ZUA. BH. Ra. BHA 
FEH. REESE RRR, 
像 模糊 、 变 形 和 颜色 和 失真。 
#2 IF aberration correction 
为 了 消除 由 于 像 差 而 使 光学 系统 成 像 
质量 亚 化 后 果 ， 必 须 在 设计 光学 系统 
时 设法 对 每 一 种 像 差 采取 适当 措施 进 
TREE. WTZ, TRH 
AREA eC Or BS RT DE AY Be 
关系 不 同 ) 的 光学 材料 (不同 成 分 
SURES RR, ARR A IR 
位 、 各 种 光学 单 晶 等 等 ) ， 并 精确 计 
AHAB AMARTH MERE 
Ame KE, FE, hoa 
等 。 对 于 各 种 单 色光 像 差 .除了 上 述 
措施 以 外 还 常常 用 限制 或 改变 光学 系 
HADER., TL. WAFA, UA 
采用 非 球面 透镜 等 特殊 措施 来 减 小 单 
GRE. 并 在 各 种 单 色 光 像 差 残 存 值 


aberrations 


之 间作 出 折 中 和 热 择 ， 尽 可 能 针对 具 
EAHA R RIRA AH tR, 
像 差 校正 效果 直接 与 光学 系统 装配 精 
度 有 关 ， 所 以 光学 分 析 仪 器 中 的 光学 
系统 .任何 光学 零 部 件 都 不 能 轻易 拆 
il, SRR ERE Ri. ERE TE Y 
换 镜 片 FU Ee ES 
光学 系统 失效 ， 不 经 专业 厂 的 专业 技 
术 人 员 采 用 专门 的 精密 设备 是 不 可 能 
ERM. 

ÈA image point 由 发 光 点 发 出 
的 所 有 光线 在 介质 中 传 福 时 ， 经 过 介 
质 面 上 发 生 反 射 、 折 射 后 ， 各 条 光线 
(或 它们 的 反 向 延长 线 ) 车 义 会 聚 在 
同一 点 上 ， 则 这 一 点 称 为 像 点 (发 
KARAHA). 直 物 点 发 出 光线 
形成 像 点 的 过 程 ， 称 为 成 像 ， 物 点 和 
像 点 是 对 应 存在 的 【 称 为 共 恩 }， 一 
个 物 点 经 过 理想 的 成 像 过 程 只 能 形成 
一 个 理想 的 像 点 。 

WR astigmatism 当 发 光 点 位 于 
光学 系统 CM — eR) 光 轴 以 
外 时 ， 它 发 出 的 空间 光线 在 不 辐 方位 
会 受到 不 同 程度 的 折射 ， 因 而 会 在 不 
APR RRA. eS A 
BC. PAROS} eH ET 
互相 垂直 的 平面 土 行进 的 光线 ,经 过 
ERG CC RE SE IS 
成 两 条 非但 不 相 轴 而 且 筱 此 互相 垂直 
的 短 焦 线 ， 不 是 理想 状态 时 一 个 像 
点 。 由 于 在 实际 光学 系统 中 ， 光 线 都 
以 相当 大 的 孔径 【保证 有 足够 的 光 
强度 }、 不 小 的 角度 (足够 太 的 视 
场 ) 通过 光学 系统 ， 因 而 会 产生 相 
当 大 的 像 散 ， 使 成 像 和 质量 严重 受 损 。 
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所 以 ， 像 散 是 一 种 影响 严重 而 必须 予 
以 尽 可 能 校正 的 单 色光 像 差 。 在 电子 
显微镜 中 ， 由 于 电磁 透镜 磁场 的 非 旋 
转 对 称 性 ,使 透镜 在 相互 垂直 的 方向 
LRP ES. ARMA, 
称 为 电镜 的 像 散 。 在 电子 光学 系统 中 
均 存 在 像 获 现象 ， 像 散 的 消除 和 校准 
对 提高 图 像 分 辩 率 具有 重要 意义 。 

Wt astigmatism compensa- 
tion RR P A T ARIA AR 
采取 的 措施 。 因 为 像 散 是 透镜 磁场 非 
对 称 旋转 所 引起 的 ， 因 此 常 通过 引入 
一 个 强度 和 方位 可 调节 的 校正 磁场 来 
补偿 。 

WM okiki FT 方法 water elimi- 
nated FT; WEFT Xf FER TOK 
的 试 样 ， 水 峰 务 必 抑 制 。 车 水 的 T, 
(B0) 与 试 样 的 TT CE) z= 
3 时 ,可 利用 反 转 回复 法 测 7, 原理 


(ar RR FID) 脉冲 序列 。 设 定 


T =0. 697, (H,0) , 则 水 的 级 向 磁化 恢 
复 到 刚好 通过 零点 ,而 样品 中 质子 由 
于 研 短 ,已 恢复 到 较 大 纵向 赂 化 量 。 
这 时 加 0 观测 脉冲 ,检测 得 到 样品 
的 磁化 量 , 经 过 傅 里 叶 变 换 ( FT} 得 到 
无 水 峰 的 样品 'H 谱 ,从 而 隐藏 在 水 峰 
信 生 中 的 信号 也 能 检 出 。 
WEER elimination rate 
constant;k, 475-32 i) BL A 25 i 
EHHE. AE AEM aR a 
PARRA. RARER A 
与 生物 半 训 期 关系 的 数学 表达 式 为 


1 -0:693 
ro k 


消光 extincion FFF AN XHA 
和 衍射 六 Hee oe ee a a — i 
分 所 衍射 而 导致 最 终 收 集 到 的 衍射 强 
诬 的 套 减 。 消 光 分 为 初级 消光 和 次 组 
消光 。 在 理想 的 完整 晶体 中 ， 符 会 布 
Ho AO ET ARS 
ARS RATAN, MT St 
线 的 强度 减弱 ， 这 种 现象 称 为 初级 销 
光 。 RE. AH X 射线 在 到 达 完 整 
HAMAR, PENA. AB 
面 一 部 分 晶体 的 衍射 ， HR OA X 
射线 有 所 减弱 ， 从 而 导致 入 射 强度 的 
降低 ， 这 种 现象 称 为 次 级 消光 。 

消光 村 度 extinction contrast 当 
单 晶 样品 中 存在 着 缺陷 ， 如 位 错 或 内 
Tot, RPG AEA EX A 
RERE LERKAR. AA HRE 
Ram, AW X PRR KER 
BORE K BE FED EJLA BP A 
内 ， 其 中 只 有 很 少 一 部 分 CLOW 
度 角 范围 ) 能 被 一 个 完整 的 最 体 所 
fH, 男 外 大 部 分 ( 称 为 入射 光束 
RE) 奶 按 原来 的 方向 离开 蝇 体 成 
次 向 前 往 射 光束 。 在 品 体 缺陷 附近 ， 
AMHA FEG, 
BAERE KERAS ST Sy, 
在 原来 的 均匀 灰色 缘 景 上 和 用 加 上 黑色 
FRAG AR. BOER pei iy oF bee 
TRY S058 da RS BUA CTE A 
an Ree. Fea TGA. 

MRR SRB exhaust- 
ing chemiluminescence sensor 将 涉及 
分 子 识别 反应 和 换 能 反应 的 全 部 试剂 
固定 在 柱 中 ， 组 成 一 个 流动 注射 系 
统 。 被 分 析 物 质 通 过 分 子 识 别 反 应 柱 


消 硝 小 xiao 737 


后 所 产生 的 化 学 量 ， 能 够 与 直接 从 换 
能 器 柱 中 洗 脱 下 来 的 一 定 基 化 学 发 光 
试剂 起 反应 ， 并 将 这 化 学 量 转化 为 
化 学 发 光 信 叶 进 行 检 浏 的 传感器 。 该 
传感器 利用 了 化 学 发 光 分 析 高 灵敏 度 
HA. PUES RIF, HA 
了 在 传 感 原 件 上 直接 发 光 所 产生 的 散 
射 光 干扰 。 用 了 于 测定 胆 碱 和 乙酰 胆 碱 
AY AR LU PLE A S0Qpmol, E HF RRA 
和 大 血清 分 析 。 

WREM MS BM aberrations 
corrected concave holographic gratings 
MY) ey a SEAR RA. S 
P= 4 WA Se RRS. FAS PAY 
Ae A oe BCT, BT ae 
PO) GEG E 1 A Be 
HEATH RRA TP RSRAS 
ETHE., BA, AMASR RA 
可 以 刻 划 出 非 球面 基底 、 不 等 距 或 弯 
FRR TS it A EANmER, 5 
到 不 同 的 消 像 差 效 果 。 现 在 已 有 本 型 
外 面 消 像 散 全 息 光 横 (可 对 一 个 波 
长 值 在 一 个 成 像 位 置 消 像 散 ) MA 
止 面 消 像 散 光 栖 《可 对 三 个 波长 值 、 
在 三 个 成 像 位 置 处 消 僚 散 ) 和 下 型 
HERRA Aia F 
丛 - 波 网 单 色 仪 装置 的 光 概 、 超 环 面 
光栅 、 谱 面 平 直 光 柚 等 等 )。 应 该 指 
出 : 限于 技术 和 经 济 原因 ， 所 谓 消 像 
24 SS Get HOT RE RA BI — 
定 消 像 车 效果 ,不 是 完美 的 、 到 处 可 
用 的 ， 而 且 品 贵 。 

HIRERE stigmator AAA 
WY AR RR. 产生 一 个 相反 
的 像 散 ， 而 在 透镜 内 部 安装 的 可 调 校 


| 正装 置 。 消 你 散 器 可 以 是 磁极 型 的 或 


PESA. A Be Toe 


5 FEC BG (8 A TE 
统 的 像 散 。 

WAASM nitrate nitrogen ”植物 能 直 
接 吸 妆 利 用 的 速效 性 握 素 ， 土 壤 中 硝 
态 气 含 量 随 季节 的 变化 和 植物 不 同 生 


| 育 阶段 而 有 显著 的 差异 MSAFE 


ELAR. SRA, BRAS 
与 土壤 通气 状况 有 密切 的 关系 。 土 坟 
硝 态 氮 的 测定 方法 有 了 酚 二 磺 酸 比 色 
法 、 硝 酸根 电极 法 等 。 

小 波 变 换 多 元 光度 法 wavelet 
transformation-multiple  spectrophotom- 
etry 将 分 析 信 号 分 解 成 一 系列 具有 
RIGHT. HEARN ovis, A 
用 基 原 信号 的 各 种 特征 来 表征 分 析 信 
导 的 局 部 特征 ， 达 到 对 信和 号 的 时 、 频 
域 局 部 优化 分 析 ， 将 这 种 技术 应 用 于 
凶 个 组 分 光度 法 测量 数据 优化 的 方法 
称 为 小 该 变换 多 元 光 庶 法。 一 般 来 
说 ,原始 分 析 信 和 叶 被 分 为 带 通 成 分 
(HERRI) 和 模糊 分 量 (或 有 用 
信息 )。 该 法 由 于 具有 正 交 性 , TH 
选择 性 ， 可 变 的 时 频 域 分 辨 率 ， 可 调 
节 的 局 部 支撑 等 优良 特性 ， 常 用 于 解 
RAASHAN., KEE 
声 ， 以 获得 稳定 的 波谱 。 

小 前 久光 散射 small angle X-ray 
scattering; SAXS 散射 角 小 于 2* 的 
散射 。 这 种 散射 对 原子 尺寸 的 非 均匀 
性 无 依 顿 性 ， 而 依 囚 于 所 存在 的 小 粒 
子 、 具 有 不 同 电 子 密 度 的 晶 区 与 非 晶 
区 疝 的 变 替 结构 及 存在 于 高 聚 物 固体 


738 xiao ptt 


牛 分 散 的 微 孔 等 不 均 习 结构 。 小 角 散 
射 的 强度 随 产生 非 均匀 性 的 两 个 或 更 
名 区 域 间 电子 密度 差 的 增加 而 增强 。 
SAXS 通 于 研究 几 侍 几 十 纳米 范围 内 
的 结构 信息 ， 因此， 特别 适合 与 光 散 
Hk RR - MH RATS 
级 结构 。 

小 角 度 激光 散射 检测 器 small- 
angle laser scattering detector ”一 种 根 
SEE ASABE DR BAL PE BP a Be E KEM 
器 ， 几 于 合成 高 分 子 或 生物 大 分 子 分 
子 量 的 检测 。 利 用 这 种 检测 器 可 以 直 
Be RUSE Oe co BP Pe a 


ARMS MI. RO 
光 强 有 角度 利 浓度 依赖 性 ， 对 于 一 般 | 


的 光 散 射 ， 测 定 要 做 浓度 和 角度 的 外 
推 。 但 利用 激光 作为 光源 时 ， 由 于 光 
FORE TR EBA, BEE EAB) 
浓度 很 低 的 情况 下 测试 ， 因 此 不 需要 
外 推 。 

小 角 激 光 散 射 光度 计 low-angle la- 
ser light scattering photometer; LALIS 
以 激光 作 光 源 ， 检 测 散射 角度 在 5° 
左 石 的 低 角 度 散射 光 的 光 散 射 检 测 
dro FAA RB SCs W BE A BE KA 
性 ， 所 以 必须 测定 几 个 浓度 和 不 同 角 
度 下 的 散射 光 强 ， 从 而 得 到 外 推 值 。 
而 LALLS 的 特点 是 范 东 集中 上 且 准 直 
性 好 ， 因 此 可 测量 小 角度 及 较 稀 浓度 
于 的 散射 光 强 ， 和 避免 了 角度 和 浓度 外 
推 的 麻烦 。 它 是 凝 胶 色 谱 中 较 理想 的 
StF ERM i. 


小 面积 XPS iA small spot XPS 


被 测 面积 的 直径 仅 有 10 ~ lum] | 


XPS 谱 仪 。 采 用 小 面积 XPS 具有 许 


i 


| 多 优点 : 荷 电 问题 基本 不 存在 ， 可 方 


便 的 测量 绝缘 性 材料 ; 由 于 并 非 X 
SER ETE Rimage ob, BORE ARIA 
辐射 损伤 程度 如 常规 XPS . - 样 低 ; 
出 常规 XPS 改造 成 小 面积 XPS 不 需 
mee X 射线 源 、 分 析 器 或 检测 器 ， 
对 真空 系统 也 无 十 扰 ; BR 
位 置 及 面积 与 电子 动能 无 关 。 小 面积 
XPS 在 实际 应 用 中 很 有 意义 ， 与 
AES. SIMS 可 以 互相 补充 ， 

小 内 径 毛 岗 符 柱 microbore column 
内 径 小 于 100km 的 弹性 石英 毛细 管 
H. SAHA 100pm Ht, AHR AT 
达 每 米 柱 长 11000 理论 板 数 ， 此 种 柱 
子 多 用 于 复 桨 样品 的 快速 分 析 。 

效应 混杂 effect confounding JA 
REZA. ARE RSA RH 
HEER., BEA ay RR Be 
应 混杂 在 一 起 。 在 对 因素 效应 进行 统 
计 检 验 时 ， 它 会 妨碍 对 因素 效应 的 判 
断 与 对 试验 结果 的 分 析 ， 在 试验 优化 
设计 时 要 避免 发 生 因 京北 应 混杂 。 如 
在 试验 中 要 有 重复 测定 ， 以 便 将 交互 
效应 从 试验 误差 中 分 出 来 ; BA Ee 
WA aE RHPA RS ee 
作用 等 。 

HÆF synergistic extractant 在 
BRAK h(E Ape AL ay 
ERAN, BAG Oy 4h ie bh a 
TAAR BE ee FE 
用 时 的 分 配 比 之 和 ， 则 称 这 一 体系 有 
芒 同 效应 。 每 一 种 区 取 剂 都 可 能 成 为 
H Ah A e al pa hA mi, San, Z- 
(2-730 E) 磷酸 (HDEHP) A 
MARFA fA, MARRS 
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TAB (TBP) 后 ,使 分 配色 数 大 大 提 


高 ,此 上 TBP 就 是 HDEHP 的 
HET. 
PREIZAERR synergetic extraction 在 


TEE BUA PHA ae EPE 
AN, ARERR DWE Dy 最 
SRT tesla REP ae. PPAR RA 
独 使 用 时 的 分 配 比 之 和 ， 则 称 这 体 
AA HERRY. HAR RR 
FRR SHR. Bilin, LE 
酸 双 - (2-Z BOSE) AETERNA A 


F. Ae DRA., SAM 
AA — AE BOA R= TA (TEP) 


后 , TBP 可 进 … 步 与 U0;” BAL 取 | 
代 其 中 部 分 水 分 子 ， 形成 电 中 性 , AE i 


位 数 饱 和 的 稳定 的 鞋 取 络 合 物 ， 因 而 
分 配 比 大 大 握 高 。 

HERRE co-agglutination re- 
action ”携带 A EAS i 4 R 
RIM] SG IgG 的 Fe 段 ， 抗 原 结合 
(Fab BE) 仍 可 特异 性 地 结合 抗原 。 
如 果 将 某 特 定 细菌 抗原 的 特异 性 抗体 
吸附 到 金黄 色 葡 萄 球菌 上 ， 然 后 加 人 
该 细菌 的 悬 液 ， 该 细菌 就 会 与 抗体 色 
BRENER R E HRIBE. 

协同 效应 synergetic effect 438 W 
种 试剂 的 联合 反应 比 单独 一 种 试剂 皮 
应 产生 的 效应 的 着 和 要 大 的 浆 应 。 在 
ERECTED P, MAh 
取 剂 能 与 同 -… 人 金属 离 子 形成 一 种 比 单 
独 反 应 时 形成 的 简单 的 整合 物 更 容易 
茶 取 的 物质 时 ， 常 会 出 现 其 分 配 比 的 


HERMS. Blin, SBP HSH 
Beek (Ox) RUE TRE (Bu) 形成 
Mg( Ox), ( Bu}, ¿Eu ( TI ) 4 oe} A} Be 
SRAM (TA) MRM HTH 
(TBP) 形成 Eu( TTA}, (TBP), 都 明 
显 提 高 了 革 取 效率 。 
协作 【协同 ) 试验 
test 协作 试验 系 指 实验 室 间 为 了 -- 
个 特定 的 日 的 和 按照 预定 的 程序 所 进 
行 的 合作 研究 活动 .协作 试验 可 用 于 


cooperation 


| 分 析 方 法 标准 化 ,标准 物 浓度 及 含量 
(U0, ( NO, ), ] ， 茶 到 剂 与 金属 离 | 
子 形成 中 性 束 合 物 ， 但 UO” 的 配 位 | 
数 尚 未 饱和 。 仍 含有 一 些 配 位 水 分 


定 值 、 实 验 室 间 分 析 结 果 争 议 的 仲裁 
和 分 析 人 员 技 术 评 定 等 项 工作 。 

在 分 析 方 法 标准 化 工作 中 ,协作 
试验 的 目的 是 为 了 确定 拟 作 为 标准 的 
分 析 方 法 在 实际 应 用 的 条 仔 下 可 以 达 
到 的 精密 度 利 准确 度 ， 制 订 实际 应 用 
中 分 析 误 差 的 允许 界限 ， 以 作为 方法 
选择 、 质 量 控 制 和 分 析 结 果 仲 入 


| 的 依据 。 


HE dp ”直线 与 直角 坐标 系 
的 x RE A a 的 正切 。 在 分 析 测 试 
中 ， 校 正 曲 线 的 妊 率 表征 了 试验 指标 
(响应 值 》 随 被 测 组 分 含量 或 浓度 变 
CRER, RRE, 

FRIM ramped temperature 
pogam AOPE TIENE 
JREF., ORP RE fe) 
慢 上 升 ， 其 升温 曲线 星 疼 坡 形 。 如 下 
页 图 。 斜 坡 升 温 的 优点 是 ; 在 试 样 干 
MGT ER. AIERZA, ALR 
BESSA SRA KR, EK 
化 阶段 ， 试 样 中 的 各 种 组 分 都 能 曼 到 
BGK, ER MRE RIK, 
MA SE aE Bo BS 


z0 xe H 


REF ERAN ICRHERIAR . 
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7a | TAC 
谐振 腔 resonance cavity 在 不 同 
的 学 科 中 ， 有 不 同 的 含 多。(1) ESR 
Wik: BD ESR 样品 腔 (不 要 与 速 
调 管 本 身 的 谐振 腔 相 混 }。 常 用 的 谐 
振 腔 有 和 撼 形 的 和 辐 柱 形 的 。 微 流通 过 
波导 管 进 入 谐振 腔 ， 在 谐振 时 ， 由 于 
微波 在 腔 内 多 次 反射 ， 会 产生 振荡 ， 
FER AR aR. tee MK 
《 即 不同 的 驻 该 图形》 Be AE aR 
十 、 形 状 等 而 定 。 因 此 谐振 有 租 的 命名 
和 振 葛 的 模式 、 谐 振 腔 的 尺寸 、 形 状 
有 关 。 一 般 天 体 分 为 两 类 ， 即 横向 电 
场 (TE) 型 和 横向 磁场 {TM) 型 。 
根据 不 同 的 测试 需求 ， 还 可 分 为 高 讨 
WREE., RAS. ER ee 、 
双 模 谐振 腔 、 双 样品 谱 振 腔 等 。 (2) 
激光 器 谐振 腔 ， 谐振 腔 是 激光 器 的 重 
要 组 成 部 分 。 光 学 谐振 腔 由 相隔 一 定 
有 距离 的 一 对 面对面 放 曾 的 反射 镜 构 
成 ， 激 光 介 质 就 放 在 两 上 反射 镜 之 间 。 
谐振 腔 的 作用 是 提供 光学 正 反 局 并 达 
到 限制 激光 模式 的 目的 。 谐 振 整 常 有 
FAT MRS. PLT BRE A 
SF BN PMT By a ELEA, HR 


据 激 光 器 对 谐振 腔 的 不 同 要 求 来 


选取 。 


谐振 子 模型 ”syntony model WJF 
子 分 子 是 简单 的 分 子 ， 其 振动 形式 是 
很 简单 的 ， 它 只 有 -- 种 振动 形式 ， 即 
仲 缩 振 动 。 双 原子 分 子 的 振动 可 以 近 
雪 地 看 伐 为 简 谐振 动 ， 册 经 典 力 学 的 
虎 克 定律 可 以 推导 出 该 体系 的 振动 频 
BAX, 

Hih carryover ft FIA 常用 术语 
之 一 ， 通俗 地 讲 是 指 前 一 个 样品 对 后 
一 个 样品 测定 值 的 影响 。 即 相 邻 试 样 
在 通过 分 析 流 路 时 的 相互 混合 部 分 
(BPRS FPE). Se A be HE 
Zo 相关 。 Riko, 【总 标准 偏差 ) ， 
ESEA RE. 流动 条 件 和 检测 条 忻 
BK FRR BH. eh 
会 使 所 读 出 的 峰值 不 可 靠 。 最 大 采样 
频率 SL PRR 

3600 的 “1 
Sa = Kg Kye (KN) 
AY, O 为 恒定 流速 ; o, 代表 时 间 
PRE dd HE: o, 为 体积 标准 偏差 。 
大 =4 时 携 出 尚 在 容许 范围 之 内 。 

搬出 效应 shake-off effect 在 XPS 
分 析 中 ， 一 种 与 揽 上 效应 相似 的 效 
应 。 不 同 的 是 携 出 效应 受 激 发 的 电子 
贰 完全 电离 出 去 、 留 下 的 是 带 两 个 正 
ERRAT, RTR ee FRAG 
eB) A EC eT ESE E 
EKA. Ob, BEE a 
能 级 向 连续 区 婚 迁 ， 因 此 轿 谱 较 宽 。 
固体 内 的 携 出 峰 很 少 表现 为 分 离 的 特 
性 峰 ， 而 是 和 大 量 非 弹 性 散射 的 电子 
混杂 在 -- -起 ， 形 成 本 底 信号。 

Wt shake-up peak XPS 分 析 
FP pe Pek a nr iT FEE WS A BE 
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端 出 现 的 一 个 能 量 损 失 峰 。 参 见 的 上 
效应 条 ， 

MERA shake-up effect 
分 析 中 ， 光 电离 发 射 -- 个 光电 子 后 ， 
对 于 外 层 电 子 来 说 ， 相 当 于 增加 一 个 
核电 荷 ， 由 此 引起 的 弛 了 琼 过 程 会 使 价 
电子 产生 重 排 。 这 当中 的 一 种 可 能 就 
是 使 部 分 价 电 了 出 原来 占据 的 轨道 向 
较 商 的 、 尚 未 被 占据 的 轨道 牙 迁 。 这 
使 得 在 检测 结果 中 ， 主 峰 的 高 结合 
端 出 现 一 个 能 量 损 失 峰 。 这 种 现象 叫 
BREA. 

WMAB Scherrer equation 1918 
年 谢 勒 CP. Scherrer) 应 用 类 似 光 学 
EAR ATE Dat BS oh ET SR BE A 
应 的 公式 
kà 
Drs Bucosd 
AF, Dw ARRE A 法 线 方 向 上 
徽 晶 颗粒 的 平均 尺度 ; Bi 为 入射 线 
AM 的 宽度 ; A 为 人 射 X 射线 波长 ; 8 
为 相应 的 布拉格 角 ; 上 上 为 比例 常数 ， 
其 大 小 与 入 射线 宽 By HE XR 
显 粒 的 形 关 有关， 一般 上 值 为 0.89 ~ 
1.15。 此 法 所 得 结 斥 与 扫描 电子 显 微 
镜 观 察 所 得 的 结果 大 致 相等， 但 样品 
AWE FRE RSE AYAS, at 
公式 的 适用 范围 为 3pm Du 
<200nm。 不 过 ,由 于 除了 唱 块 只 寸 
使 衍射 峰 变 宽 的 因素 之 外 ， 还 同时 存 
在 着 微观 应 力 变 宽 和 仪器 因素 的 衍射 
线 本 征 宽 度 ， 扣 除 不 当 ， 则 会 使 误 
EMA. 

a FEAR microchip electrophoresis 
fe FEE RK SE 


在 XPS | 


HERA 

iz octane number 表征 燃料 
在 点 燃 式 发 动机 中 燃烧 时 的 抗震 性 的 
指标 ， 其 太 小 与 峰 料 组 分 的 性 质 有 
XX 一 般 说 来 ， 芳 香 烃 的 抗 钴 性 最 
K., We SRE, APE 
MERZ, TERR). RUSE Gh 
GRRR RES (ERA 
定 为 100》 ASC RE TEAR hb TE BE 
‘ 辛 烷 值 规定 为 0} 配 成 的 混合 液 在 
标准 发 动机 中 进行 比较 。 抗 震 性 与 样 
aE AAS SE AP AS PE EAT A A 
%, ARR RMR. Make 
SAGA, PRE, 质量 也 意 
高 。 在 汽油 中 加 入 少量 的 抗震 剂 
{和 如 四 乙 基 铝 )， 可 显著 提高 其 辛 
H. 

锌 还 原 分 光 光 度 法 speetroaphoto- 
metric method with zinc reduction tH, 
称 锌 还 原 法 或 差 值 法 。 本 法 用 于 测定 
SALI PHBA, RW 
0.05pg* g "工作 范围 以 0.1 ~ 
Lope: E“ WR, fa 用 100ml 
lmol + L" NaC) FRNA, TER 
F [(2545)C] in Æ he BH 30min, 
CAR) ASR, Æ 210nm 处 
测 吸收 值 ， 吸 取 25ml 体积 百分比 为 
10% HS0. 溶液 2 ih. ZEA phe 
4 SPOR Zo RE 40. 15 ~0. 2g), A 
WE De RB CM 144)。 在 
210nm Sb EER Da BS, 
测定 未 还 原 溶液 吸光 度 信 ， 工 作曲 线 
RATE PARE. 

iw zinc finger 是 指 转录 因子 
与 其 特异 的 基因 调控 序列 结合 的 一 种 
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结构 域 。 这 个 结构 域 由 普 十 个 串联 的 
重复 单元 组 成 ， 每 个 重复 单元 则 电 - 
个 以 zn RF SHAR, HARE 
会 而 成 的 四 角形 结构 为 中 心 、 连 接 若 
十 其 他 氨基 酸 ， 形成 状 如 手指 的 结 
H, DNA 序 州 结合 ， 这 种 指 状 结 
HURE. C HARRER RTE. 
ARPER HHS P Zn 直接 连接 
的 氨基 酸 有 的 十 一 对 织 氨 醒 和 一 对 半 


REAR (CC—HN), A RI CC 一 : 


CC， 世 有 的 是 CC 一 CH 或 CH—CC, 
PEIEE Ay 

在 其 他 调控 和 蛋白， 如 酵母 CAL4、 
哺乳 类 sp -1 gap 类 基因 产物 、 性 别 


相关 因子 、 某 些 细胞 因子 【如 神经 | 


生长 因子 等 ) 等 , ERRARE 
结构 。 

SPH, BIER. # 
Hh ERE 3 种 模型 ， 以 解释 其 必用 的 
多 样 性 和 特异 性 。 

f# Wt sigmal-to-background ratio; 
SB 对 某 一 谱 峰 而 言 ， 指 背景 以 上 
该 峰 的 最 大 计数 和 背景 之 比 。 是 能 谱 
仪 的 一 个 重要 性 能 指标 。 

信号 采 signal peptide ”在 核糖 体 
主 合成 蛋白 质 多 肽 链 时 ， 经 常 在 N- 
ie Pak, 1.44 15 ~30 PAR 


E. HPSREMKARE. RAA | 


Sik. AFI EHBE AM 和 WY- 端 
的 前 导 序列 ， 它 可 引导 化 白 质 穿 过 内 
质 网 风 和 细胞 质 膜 的 踢 质 双 层 ， 分 小 
于 细胞 外 ; Rata Si Se 
除 ， 生 成 功能 性 和 蛋白质， 如 胰岛 素 、 
抗体 和 消化 道 酶 等 。 信 号 和 状 不 存在 于 
成 熟 蛋 白质 的 Ai- 末端 。 它 含有 4 个 


结构 区 ， 人 分别 为 Ns, Hs, Cal 和 
Cs2， 各 有 其 特性 和 功能 ，Ns 这 一 小 
段 通 常 带 正 电 ， 可 介 十 -1~ +52 
Ele HRA Ns 的 作用 可 能 与 信号 
序列 受 体 (SSR) 有 关 。Hs KRE 
高 度 朴 水 的 MATER a 螺旋 或 
每 的 如 螺旋 ， 这 样 有 利于 同 脂 双 层 的 
EA, EH are EA GEIR HAR, Hs 
Ala SFR RY (SRP) 的 结合 
GX, Gl RRR R EAD 
(SPC) 的 重要 结合 部 位 。 

信息 information 广义 上 是 指 将 
试验 数据 、 信 和 号 中 所 莉 售 的 章光 ， 经 
过 加 工 处 理 变 为 人 们 所 接受 的 知识 。 
从 信息 论 的 观点 . 信息 是 措 对 事物 认 
识 “ 不 确定 手 ” 的 减 小 。 对 二 概率 
P=1 确 定 事件 ， 肖 定 会 发 生 ， 不 确定 
性 沟 0， 这 种 事件 的 发 生 不 会 给 人 们 
带 来 任何 信息 。 事件 发 生 的 概率 越 
小 ， 信 们 对 事件 认识 所 包含 的 “不 
确定 性 ” 越 大 ,发 生 这 种 事件 所 带 
来 的 信息 越 多 。 人 生息 的 多 少 可 用 和 情 息 
量 表示 ， 信 息 量 定义 为 事件 出 现 概率 
P 的 倒数 的 对 数 

i= -log,p 

以 2 ARENA ee 
信息 基 具 有 统计 特性 。 

信息 大 分 子 infonmational macro- 
molecules ” 指 那些 以 特殊 序列 形式 情 
存 着 生物 学 信息 的 生物 大 分 子 ， 例 如 
很 多 蛋白 质 、 脂 质 多 务 和 核酸 等 。 

信息 容量 information content fA 
BRIA. FABRA AHH, 
通常 不 是 考察 基 个 单独 事件 出 现 的 信 
息 量 ， 而 是 考察 所 研究 对 象 所 包含 的 
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PTH RE a. 在 分 析 
测试 之 前 ， 对 被 测 对 象 的 认识 是 不 确 


切 的 ， 这 种 验 前 “不 确定 性 ”用 概 i 


ARF AE RR PCs) Reon, 通常 假 定 为 
均匀 分 布 ; 得 刘 测 试 结果 之 后 ， 由 于 
调试 结果 也 旦 随机 变量 ， 具 有 不 确定 


性 ， 验 后 不 确定 性 亦 直 一 个 概率 密度 ， 


函数 Pa) 表示 ,根据 误差 理论 ， 它 
AMES. 通过 试验 所 得 的 信息 容 
HE 

hen = f Pn EEA 

Wte sigal-to-noise ralio; S/N 
BESWEER HEA. REF 
析 信 号 的 检 出 ， 只 有 分 机 信 号 比 噪声 
大 到 其- 一 定 程度 时 ， 才 能 可 靠 地 检测 
Stas. Hie IUPAC 的 建议 ， 将 
RLS T 3 确定 为 可 靠 检 出 分 析 悄 
号 的 赔 值 、 信 噪 比 越 高 ， 越 有 利于 信 
号 的 检测 ， 在 分 析 测 试 中 ， 记 获得 的 
检 出 限 就 越 好 。 

在 电子 能 谱 分 本 中 ， 将 信 品 比 定 为 
光电 子 主 峰 信 号 和 离 主峰 高 动能 端 一 
EE RARE ZE. EE FAAS 
S 由 峰 强 度 P REARS 8 Mi: 
S=P-B, PRE RET ERA 
动能 端 7ev 处 作为 测量 噪声 的 位 置 。 
信 汇 上 比 基 评 价 光电 子 能 谱 仪 性 能 的 重 
要 指标 之 一 。 

在 色谱 分 析 中 ， 唤 信 比 是 指 噪声 与 
AAHH. 深度 型 检测 器 的 品 信 
E N, 按 下 式 进 行 计 算 。 

N =Ù 
= 
AP, N AWA, 5, DREJE, N, 


dx 


| 


i 


-1 


的 单位 为 mg m, mi ，ml 或 
mmol + ml “。 质 量 型 检测 器 的 品 信 
比 按 下 式 进 行 计算 :- 


N 
N. Ts 
H, S ARRE M 的 单位 


Hers e 

行 波 管 识 大 器 travelling wave tube 
amplifier; TWTA 蚌 舍 连续 调制 由 电 
子 枪 发 射出 的 电子 流 的 速度 来 实现 放 
大 功能 的 微波 电子 管 。 在 行 波 管 中 ， 
电子 流 同 慑 波 电 路 中 行进 的 微波 场 发 
生 相互 作用 ， 电子 流连 续 不 断 地 把 动 
REE, MT ET RE 
RK, RARER RAS EFi 
器 的 重要 微波 器 件 。 在 脉冲 情 里 叶 变 
RAT ARH, BHAT 
微波 脉冲 的 就 是 以 脉冲 方式 工作 的 行 
ERKA. 

形成 函数 fomation function X 
称 为 Bjerrum BH. 结合 物 结合 的 配 
体 流 度 与 结合 物 中 心 体 (离子 ) 浓 


| Bath, 其 定义 为 


AP, ce 和 cy 分 别 为 配 体 和 中 心 栖 
的 总 浓度 ; [L] 代表 游离 配 笨 的 平 
SKE. CRB n eT iA 
HARRE., ARMAAN 
言 ， 它 实际 上 是 指 中 心 离子 的 平均 配 
{3 (average ligand number)。 通 过 
一 定 的 数学 变换 , 元 可 表征 为 氛 各 级 
配合 物 累 积 稳定 常数 8. 和 [L] 表征 
的 数学 关系 式 ， 通 过 元 -EL] 作 图 ,可 
测定 配合 物 的 稳定 常数 BB,(i =1, 
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2a) cy 
A288 42 2% topography contrast 
TAR h EE m AG A7 


HORI RE RATA LRE | 


MATA. PRR At A AS a AA 


PTFE ATE Say AC o 
形态 分 析 species analysis $H m 
定 某 种 成 分 在 所 研究 系统 中 的 其 体 存 


在 形式 此 其 分 布 。 例 如 测定 某 化 全 物 
在 不 同 物理 状态 ! 气 态 .液态 和 固态 ) 
或 生物 体 中 的 分 布 形式 。 就 元 素 分 析 
而 言 ,通常 环境 分 析 包 数 是 测定 其 总 
量 , 在 更 深入 的 研究 中 , 则 通 确 人 定 其 活 
性 形式 即 进行 形 春 分 析 。 如 对 组 成 的 
污染 物 就 有 单质 未 PIR. CRA 
Hg 等 多 种 形态 ,通过 对 它们 的 分 
析 ,就 可 以 了 和 解 其 在 气 RAAHE 
物体 内 的 分 布 情况 ,从 而 确定 其 污染 
或 致 毒 的 主要 形式 。 

体 哈 特 控 制 转 Shewhart’s control 


chat 一 种 简便 而 行 之 有 效 的 以 预防 | 


界 常情 况 发 生 为 主 的 统计 管理 技术 。 
1924 年 由 美国 休 哈 特 (Shewhart) 首 
先 提 出 。 它 的 本 质 是 区 分 影响 产品 与 
工作 质 基 的 偶然 因素 与 系统 因素 ， 如 
困 只 是 偶然 因素 的 影响 ， 产 品 与 工作 
质量 处 于 统计 控制 状态 ,上 反之， 如 果 
产品 与 工作 质量 出 现 异 常 ， 表明 存在 
系统 因 京 的 影响 ， 生 产 和 工作 出 现 了 
或 将 要 出 现 统 计 失 控 的 情况 。 通 过 质 
量 鉴 控 及 时 发 现 生 产 和 分 析 测 试 过 程 
中 的 异常 情况 及 其 有 关 的 信息 ， 为 质 
量 管 理 和 决策 提供 依据 。 质 量 控制 图 
最 初 用 于 工业 产品 的 质量 控制 ，20 
世纪 40 年 代 开 始 用 于 实验 室 质量 控 


在 j 


制 和 管理 。 
ETHER modified electrode 用 
功能 性 物质 修饰 电极 表面 而 制 成 的 功 
能 电极 。 它 显示 出 的 催化 、 光 电 、 电 
色 、 表 面 配 合 、 窗 集 和 和 分离、 开关 和 
整流 、 立 体 有 机 合成 、 人 身子 识别 ， 挫 
茶 和 释放 等 效应 和 功能 ， 使 整个 化 学 
领域 的 发 展 显 示 出 有 瞬 引 力 的 前 长 。 

{FTIR BEAR HE modified bilayer 
lipid membrane FH EB RAB A R 
ARR GEMMA, aE p H 
分 ， 如 离子 、 核 酸 、 酶 、 蛋 白 、 抗 
原 、 抗 体 等 接 人 双 层 膜 内 ， 形 成 覆 饰 
又 层 辜 脂 膜 。 可 用 来 研究 这 些 组 分 的 
电化 学 特性 以 及 对 相应 物质 的 响 
应 特性 。 

EAMA rules for rounding off 
REMAN ATEN RE Se 
SO EER, OSC ee 
的 位 数 进行 会 、 入 所 依据 的 原则 。 现 
在 采用 “四 舍 六 人 五 单 观 ”的 修 的 
规则 : 有 效 数字 后 面 的 第 一 位 为 4， 
Wee: 若 为 6， 则 在 前 一 位 进 1; 
BAS, 5 之 后 的 数字 不 全 为 0， 
则 在 5 的 前 一 位 进 1; 车 5 之 后 全 为 
0, AS 之 前 的 一 位 数字 为 奇数 ， 则 
在 5 的 前 一 位 进 1, 5 之 前 的 一 位 数 
FARE. USAR. MUSH 
数字 为 二 位 以 上 数字 时 ， 不 得 连续 进 
行 和 多 次 笑 约 ， 应 根据 所 拟 含 弈 数字 中 
左边 第 一 个 数字 的 大 小 按 收 约 规则 一 
次 完成 数字 修 约 。 该 修 约 规 列 的 优点 
是 保持 了 进 舍 项 数 平衡 性 与 进 会 误差 
的 平衡 性 。 

HEDER PH 


modified Auger 
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parameter 修正 后 的 俄 软 套数， 它 等 
于 最 强 伍 歌 峰 的 动能 如 上 同一 元 素 最 
强 光 电子 峰 的 结合 能 。 是 XPS 分 析 
中 常用 的 一 个 参量 ， 它 与 激发 源 的 能 
BAX. 

眉 正 因数 ”correction factor 为 消 
除 或 城 少 系统 误差 ， 对 未 修正 的 量 值 
ARERR., AEEA A M 
EE., Re RABI RAS 
有 不 确定 度 . 

修正 忆 correction values 
或 减少 系统 误差 ， 用 代数 法 加 到 未 人 
正 的 基 信 上 的 值 ， 其 值 的 大 小 等 于 已 
ERARE, HHS HAS. REE 
RARER., WAE PADA 
量 信 仍 含有 不 确定 度 。 

MLAB AME the method of 
KBr powder collection ”一 种 在 测量 红 
外 光谱 时 与 气相 色谱 配套 使 用 的 微量 
样品 的 收集 、 转 移 技 术 。 将 气相 色谱 
的 出 的 组 分 冷却 收集 在 KBr 粉末 上 ， 
然后 采用 压 片 法 测定 红外 光谱 。 其 收 
REH: AA 20mm, A, PE 
ARRE O FERNER E, 
Si-O. A 
便 与 色谱 钵 出 管 相连 ， 小 玻璃 管内 搬 
入 与 管内 径 相 当 的 一 个 实心 玻璃 棒 ， 
GERRI, ERRE H EE 
A, Aib tE h hI PA eA 


KELE., WARE, LAE 
不 掉 为 准 ， 制 成 的 KBr 吸附 管 保存 在 
THREE A AR 

MRT potassium bromate 
种 以 KBrO, 为 和 氧化剂 的 氧化 还 原 滴 


为 消除 


EE. KBrO, 大 一 种 强 氧化 剂 ， 在 酸 
性 介质 中 , HR Be my: B0, + 
6H* + 6e == Br +3H,0 (° = 
1.44V), REREN SMEARS 
A, EBA REE. TERA 
酸性 溶液 中 加 和 过量 的 含 KBr 的 
KBrO, 标准 溶液 (可 直接 用 KBr, 
配制 ， 或 用 厂 量 法 标定 } ， 则 发 生 如 


| 下 反应 


OH OH 


Br Br 
Ò +3Br; 一 一 ror +3HBr 


Br 
过 量 的 Br, 用 KOER, or 1, 用 
Na,5,0, IERRA E., HULA Te 
EEHEHE. 

WA bromine number 也 称 为 省 
价 。 是 在 规定 条 件 下 和 100g 试 样 起 
吧 应 时 所 消耗 的 以 克 为 单位 的 演 质 量 
数 (LA Brit, Ae: g ”表示 )。 在 
石油 产品 中 ， 溴 值 通常 作为 脂肪 族 不 
侈 和 度 的 一 种 最 库 ， 还 可 用 于 测算 沸 
ARICA RH AM Bas RB 
Hath. RERA, SHAS HE 
就 粮 儿 ， 油 品 的 安定 性 也 越 差 。 

MHE bromine index 在 规定 的 
条 件 下 与 100g 试 样 反 应 所 消耗 的 以 


! 毫克 为 单位 注 的 质量 数 (以 Br 计 ， 
细 的 KBr tt. BRITE SES 


Fi mg: g HR) AWAARA M 
烃 中 能 与 省 反应 的 物质 质量 ， 也 可 以 
ATWA SIR ATE 288f 以 下 的 石油 
烃 中 的 不 狗 和 烃 ， 评 价 轻 镯 分 作为 反 
应 溶剂 的 适用 性 . 

虚构 场 fictitious field ”对 核 自 旋 
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ThA eI — Fp A By (z FAD, 
同时 在 x 轴 施 出 -射频 场 B, = 
B cot 上 时， 从 实验 室 坐 慰 来 看 体系 
BY Re eB Be x Hapa, ME 
Six 轴 作 进 动 ， 因 此 它 的 和 运动 此 很 复 


RWE HAARR o FEM 


时 针 自 转 的 旋转 坐标 系 来 看 ， 由 于 x 
轴 上 体系 受到 的 是 周 定 射频 场 B, 的 


TES, m z Hal Say B, ~ 
场 的 作用 ， - 项 就 是 由 于 坐标 旋 


转 处 理 而 “引起 ”的 假想 的 磁场 ， 
因此 称 为 虚构 场 或 虚设 场 ， 这 里 y 是 


校 的 磁 旋 比 。 这 样 在 旋转 坐标 系 中 体 | 


系 实 际 承 受 了 有 效 场 Bs 的 作用 ， 它 
由 上 述 的 这 两 个 周 定 爸 场 的 矢量 和 和 
构成 

B= (B, -S et Bi 


OPA AEREE., AA 
旋转 坐标 系 来 看 (y >0 核 为 左旋 坐标 
A) ,体系 的 磁化 矢量 只 受到 一 个 夯 
ER Bs 的 作用 并 线 着 B.s 作 进 动 。 
SBM spurious bands 在 鉴别 
样品 时 ， 红 外 光谱 中 出 现 的 一 些 不 属 
于 样品 本 身 的 吸收 谱 带 。 这 种 现象 可 
能 是 由 于 杂质 的 引 人 、 操 作 的 不 当 或 
仪器 质量 问题 而 引起 的 。 例 如 3400 
cm 出现 的 较 宽 吸 收 谱 带 ，1650 


Aka RR E E Rk 
2350cm $F 5H KR I e h FRP 
的 二 氧化 碳 所 引起 ，787 cm ERT 
吸收 池内 残留 的 四 所 化 碳 。 


序 参 数 在 研究 


order parameter 


| hh Bk E D MA HB SE IR 
| 时， 可 使 用 由 氮气 自由 基 标 记 的 脂肪 
， 酸 等 化 合 


o 这 些 化 合 物 较 大 ,用 其 
有 细 长 结构 . 在 溢 晶 发 生物 膜 中 的 运 
动 不 大 各 向 同性 的 ， 而 是 周 绕 分 子 长 
轴 的 运动 较 围 绕 其 他 轴 的 运动 更 容 
Do 如 果 和 氮气 自由 基 有 绕 z 轴 的 快速 
旋转 运动 ， 则 x， 成 分 的 超 精细 耦 
合作 用 的 各 向 错 性 将 被 平均 化 ， 了 而 = 


| 成 分 的 值 不 发 生变 化 。 这 时 可 定义 序 
| 参数 8 为 


A.A 
a= i =. 


A, (Ay Ay) 
式 中 ,有 ,和 是 超 精细 未 合 常数 于 


| 行 分 量 和 垂直 分 量 的 实测 值 ; A., 


dy ARE RSPR eS 
张 量 的 主 值 。 序 参数 5 是 分 子 运动 的 
各 向 异性 或 无 规程 度 的 量度 ， 也 反映 
了 腊 的 流动 性 。5 值 的 大 小 在 0 与 1 
<i), URE a HR Re 
mi, S=0, 

序 贰 抽样 检验 sequentiai sampling 
inspection ”事先 不 规定 样本 的 火 小 ， 
每 次 只 从 产品 中 抽检 一 个 单位 产品 ， 
在 每 抽检 一 个 单位 产品 之 后 ,根据 已 
抽检 的 单位 产品 的 检验 结果 ， 适 时 地 
做 出 继续 抽检 或 终止 抽检 的 判断 。 它 


; 的 优点 是 在 抽检 单位 产品 数 尽 可 能 少 
cm 出现 的 哄 收 ， 可 能 是 样品 中 含 | 


的 条 件 下 ， 仍 能 满足 对 两 种 错 判 概率 
的 限制 ， 既 限制 将 侣 格 产品 判 为 不 合 
Br niet, RARER AR ih 
判 为 合格 产品 的 概率 。 特 别 适用 于 破 
坏 性 检验 、 武 器 检验 、 医 学 试验 及 其 
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他 费用 高 的 检验 。 
BF RE 


RiR mtie. A AB A 
PER) CRE. AeA OP, SZ 
ERG), 将 固体 粉 状 样品 制 成 稳定 
的 县 泽 液 ， 用 移 液 管 手动 进 样 到 石墨 


P, 或 者 ， 喷 算 进 样 到 化 学 火焰 等 离 


FRM. THH ZAR 
种 园 体 进 样 方式 ,已 成 功 地 用 于 电感 
看 合 等 离子 体 原子 发 射 光谱 分 析 和 原 
子 吸 收 郊 谱 分 析 ， 用 来 测定 矿物 矿 
B. TE RK. E, ORM. 
肝 等 各 种 地 质 、 环 境 、 农 作物 .生物 
试 样 中 微量 元 察 的 测定 。 

旋光 麻 rolatory power 对 于 具有 
光学 活性 的 分 子 ， 当 平面 偏振 光 通 过 
它 时 ,偏振 面 全 发生 旋转 ， 即 读物 质 
AAR (SRR REAR H, 
PRE ICE A Á RIENE). HL AR 
面 所 旋转 的 方向 不 同 可 分 为 左旋 
(通常 用 1 或 - 表示 ) 物质 或 右 旋 
(通常 用 了 或 + 表示 ) WA, mi E 
所 旋转 的 角度 称 之 为 旋光 度 ， 可 用 旋 
ERATAN. 2AE 
度 条 。 

MEX optical rotary dispersion 
SPREE RES, PARKE 
te ARIE TE HR SET Ee 
FERIE AERA. iA, BE 
光 介 质 的 旋光 程度 是 波长 的 画 数 ， 这 
PRR HREM. SM 
光 性 条 。 

JETE optical activity 有些 各 向 
生性 的 晶体 《例如 石英 晶体 ) ， 会 使 


slurry sampling EA (eT : 
PBA SOR SS ART idk. ， 
| 【转动 角度 天 小 与 光 在 该 晶体 中 经 过 


人 射 偏振 光 的 偏振 面 发 生 旋转 ， 即 -- 
东平 面 偏振 沧 即 使 沿 着 蜡 体 的 光 轴 行 
ie, 其 偏振 面 会 被 转动 一 个 角度 


的 光 程 成 正比 )。 这 种 使 平面 偏振 光 
偏振 面 旋 转 的 性 质 叫 物质 的 旋光 性 。 
按 偏振 面向 哪个 方向 旋转 ， 还 有 左旋 
wath. GRA. RT OR 
以 外 ,不 少 有 机 液体 也 有 旋光 性 ， 例 
Te Re, ERE A E 


: ERR, 天 热 石英 晶体 既 有 右 族 的 、 


也 有 左旋 的 。 

ARRE precession photogra- 
phy ERRIME a RT ee g R 
相 方法 。 实 验 装 置 由 提供 特征 X A 
R (REKJA) It. BAA. n 
让 某 一 层 入 射 通过 而 挡住 其 余 各 屁 衍 
射 的 环 状 层 线 屏 和 平面 X 射线 感光 
RAR, DHS, RRM 
的 倒 易 点 阵 面 与 平面 感光 板 始终 保持 
平行 ， 而 且 通 过 侧 易 点 阵 医 点 的 人 射 
XX 射线 轴线 作 旋 进 运动 ， 使 该 倒 易 点 
阵 面 上 距 原 点 虐 离 小 于 (2sing)/A(y 
十 倒 易 点 阵 面 法 线 与 区 射线 轴线 之 
MH) 的 点 和 阵 点 有 机 会 扫 过 反 
射 球面 而 满足 衍射 条 人 忻 。 旋 进 撼 相 法 
可 以 收集 到 无 畸变 的 、 放 大 的 、 慨 角 
度 的 倒 易 点 阵 点 分 布 图 像 ， 目 前 主要 
在 正式 收集 衍射 强度 数据 之 前 ， 用 于 
研究 和 蛋白质 晶 体 的 品 胞 和 参数、 对称 
人 性、 空间 群 等 晶体 学 数据 ， 以 及 了 解 
品 栖 质量 等 情况 。 

RAIA spinning side-bands 样 
名 在 非 均匀 磁场 中 旋转 时 ， 感 受到 的 
Ba E ee fie A I i E A a E 
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th, ERRETA PL 
品 受 到 一 个 调制 磁场 的 作用 。 由 于 调 
制 黎 应 产生 调制 边 带 ， 因 此 样品 旋转 
也 就 产生 了 一 系列 边 带 ， 称 为 旋转 边 
带 。 旋 转 边 带 对 称 于 样品 的 谱 峰 在 其 


左右 两 饥 出 现 ， 相 邻 边 带 信 和 号 之 间 迫 | 


离 等 于 样品 旋转 速率 ， 因 此 改变 旋转 
速率 使 可 容易 判断 它们 是 旋转 边 带 ， 
而 不 是 谱 峰 。 边 带 信和 叶 的 幅度 依 吾 于 
场 不 均匀 性 的 太 小 ， 为 使 边 带 信和 号 强 
BEY PE Sl A] ome BE, 必须 行 
WAH, 

MEME rotating thin layer 
chromatography N # A ob EB 
(centrifugal TLC). EME. Mù 
纸 色谱 及 柱 色谱 等 基础 上 发 展 起 来 的 
一 种 离心 型 连续 号 脱 的 环形 薄 屡 色谱 
分 离 技 术 ， 旋 转 薄 层 的 分 离 原理 除根 
据 样品 在 辕 定 相 和 流动 相 之 间 的 吸 
附 、 分 配 作 用 的 不 同 外 ， 再 加 上 离心 
加 速 的 作用 ， 使 样品 中 的 各 组 分 之 间 
RARR 值 差异 加 大 ， 从 而 所 高 了 
分 离 效果 ， 加 速 了 分 离 速度 。 由 于 仪 
器 结构 简单 、 操 作 方 使 、 分 离 效果 好 
等 优点 ,已 广泛 应 用 于 合成 和 天 热 产 
PMD 

旋转 倒 反 轴 rotary inversion axis 
HEFT MESS fA) Bz A REE OO MT BRICK, 
简称 反 轴 。 对 称 图 形 中 某 一 独立 部 分 
弹 直 线 旋 转 基 转 角 w 后 ,再 经 对 此 


直线 上 的 一 个 假想 点 实施 个 反 操 放 


后 ， 才 与 对 称 图 形 中 另 一 对 称 等 效 的 
独立 部 分 重合 。 这 一 复合 对 称 操作 称 
为 旋转 倒 反 对 称 操 作 ， 此 直线 称 为 旋 
转 倒 反 轴 ， 上 述 假想 点 应 作为 晶体 坐 


| 和 标 系 的 原点 ILE, RA 


四 钦 反 轴 古 … 个 新 的 对 称 元 素 ， 它 的 


| RASA 4. 


旋转 环 ' 盘 电极 法 rotating ring - 
disk electrodes ”在 抢 电 极 的 周转 如 上 
一 锋 环 电极 ， 旋 转 时 溶 被 从 盘 到 环 的 
方向 对 流 。 分 别 设 定 环 与 盘 的 电位 后 


i 可 在 环 电极 上 将 盘 电极 上 的 生成 物 检 


出 的 方法 。 它 是 研究 电极 反应 机 理 的 
很 有 有效 的 实验 手段 , 已 用 于 医学 中 的 
牙科 领域 ， 光 谱 电 化 学 分 析 ， 生 物 发 
EEY, MERDE Ei 
F, MEK ey Re PE Re 
应 ， 金 属 或 合金 溶解 、 钝 化 反应 ， 络 
合 物 的 电极 反应 ， 有 机 电解 ， 催 化 反 
应 以 及 无 机 化 合 物 的 电解 。 

旋转 平台 电极 rotating platform 
electrode ”一 种 原子 发 射 兴 谱 仪 的 溢 
FoR. REF SRR AL 
RAR. GRRRHARHSE, M 
TRAI 4 10 ~20mm, F 3 ~ Smm 
的 图 盘 ， 由 小 型 电动 机 带动 ， 以 每 秘 
4 ~ 60 转 的 可 变 转 速 绕 水 平 轴 转 动 ， 
AREA, a FARE 
WERF, be SB Ae BA 
AR, FFA RE ce 9] 
隔 。 当 圆 盘 旋转 时 ， 能 不 停 将 样品 湾 
液 很 好 地 引入 分 析 间 孙 ， 通 常 采 用 火 
花 光 源 。 这 种 电 概 表 面 的 挫 液 ， 总 是 
不 断 更 新 ， 所 以 有 较 好 的 精密 度 。 

WREE rotating sector disk 
EAE REAVER SRA Le 
TREO, BIC RABEL ie 
数 改变 ， 切 口 的 高 度 按 等 差 级 数 改 
变 。 例 如 ， 切 口角 度 可 取 圆 周 的 1/2， 
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1/4, 1/8, 1416, 1/32, 1/64 #, 0j 
后 高 度 可 取 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 
1.0, 1.2mm 等 。 由 王族 转 时 各 阶 遮 
挡 光 束 的 时 间 不 同 ， 狭 颖 高 度 各 上 段 的 
通 光 时 间 就 与 各 切口 的 张 长 成 正比 ， 
因而 谱 线 获得 不 同 程度 的 减弱 。 肩 形 
板 要 尽量 靠近 和 狭 锋 安装 ， 转 速 要 较 大 
(>1200" min), BEER E 
BANAT A ERARE, 5 
外 ,最 好 采用 稳定 的 直流 弧 光 照明 ， 
胃 则 必须 防止 断 续 效 应 引起 的 影 。 

旋转 扇形 板 法 method of rotating 
sector disk ”阶梯 减 光 板 对 不 同 波长 
的 光 的 透 过 率 是 不 周 的， 就 是 对 同一 
波长 的 光 的 透 过 率 也 会 随时 间 的 推移 
而 发 生变 化 。 旋 转 扇形 板 能 克服 上 述 
缺点 。 利 用 扇形 板 不 同 切口 通过 相同 
强度 光 的 时 间 不 同 而 改变 歧 光 量 ， 测 
量 相 应 于 不 同 女 口 高 度 的 谱 线 黑 度 5 
作为 级 坐标 ， 以 康 形 板 不 局 切口 相应 
的 相对 曝光 时 间 : AAR, RL 
剂 特性 曲线 。 

旋转 小 室 道 流 色谱 ”rotational little- 
chamber counter-current chromatogra- 
phy; RLCC Al A LR 
FEZ Fas Bk SD: RE TE 
通 的 小 空间 ， 再 将 若干 根 这 样 的 柱 管 
排列 在 贺 形 转盘 架 上 ， 柱 管 之 间 用 聚 
四 氛 乙 燃 管 趾 联 起 来 。 洲 剂 通过 旋转 
密封 接头 进出 这 组 分 离 柱 符 。 所 有 柱 
管 以 一 定 的 转速 和 全 角 绕 转盘 中 心 轴 
转动 。 流动 相 进 人 第 一 个 小 室 后 ， 就 
会 取代 其 中 原 已 注 满 的 固定 相 的 位 
置 ， 直到 流动 相 渡 面 达 到 圆 盘 上 小 孔 
的 水 平时 ， 流 动 相 就 会 穿 过 小 孔 进 入 


下 一 -个 小 室 ， 并 依次 从 一 根 柱 管 进入 
另 一 根 柱 管 。 随 着 流动 相 逐 步 穿 过 各 
Pps. THREES TDS oA 
间 分 配 。 杜 管 的 转动 是 为 了 加 速 两 相 
E A ee A Eh, BO EOE 
MEX. 

旋转 阳极 XX 射线 光源 rotating an- 
ode X-ray source — #P [Pps re AY X 
HAS. ATX 射 管 的 功率 总 大 部 
分 消耗 在 阳极 材料 的 发 热 上 ， 即 使 用 
循环 冷却 系统 ， 厚 面 的 冷却 能 力也 有 
一 定 的 限制 ， 所 以 使 用 周 定 靶 的 封闭 
X 射线 管 的 功率 一 般 在 500 ~ 3000W 
<i). RRR X 射线 管 中 ， 采 
FARES PARA, FRE bP F 
Ret HAR 5} HR he, AR 
TRH, RX 射线 管 的 功率 
最 高 可 达到 100kW。 

旋转 轴 rotation axis ”进行 绕 轴 旋 
转 对 称 操作 的 对 称 元 素 。 设 有 一 几何 
直线 通过 对 称 图 形 ， 以 对 称 图 形 中 任 
意 一 点 为 初始 点 ， 绕 此 直线 旋转 一 个 
afi (FABRA) 之 后 ， 与 男 一 
点 重合 ， 此 点 与 初始 点 的 性 质 完全 相 
同 。 而 且 上 述 探 作 经 过 ”次 之 后 ， 回 
复 到 原来 的 初 巡 点 。 这 样 的 几何 直线 
OA n RH, Men 重 旋转 轴 。 
在 儿 知 晶体 学 中 只 存在 1、2、3、4、 
OR RES, CAE HD He 
360°. 180°., 120°, 90° #1 60°, pre 
旋转 轴 的 国际 符号 分 别 是 1、2、 
3, 4, 6, 

旋转 坐标 了 系 laboratory frame of ref- 
erence ”描述 任何 物理 过 程 的 时 空 关 
系 习 惯 上 通常 用 向 卡 尔 坐 标 ， 也 称 为 
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ie eb (BH) A, 质粒 的 空 
ejb, x，z 三 个 相互 垂直 的 静 
止 的 坐标 轴 上 的 位 置 来 表示 。 对 于 一 
个 复杂 的 运动 体 系 为 了 简化 描述 起 
外 ， 引 和 人 各 种 坐标 系 - 在 NMR 中 通 
常 引 和 旋转 坐标 系 ， 其 空间 的 3 个 堂 
标 办 仍 相 互 了 垂直 ， 记 以 委 、Y、 zu 
与 前 者 不 同 处 是 3 Ah EERE h, 
而 * 轴 与 : 轴 完 全 司 合 ， 但 以 贺 频 率 
为 an =? 瑟 的 速度 作 上 自转 ， 所 研究 的 
核 的 磁 旋 比 为 正 时 ， 须 时 针 方向 运 
动 ; y 为 负 时 ， 逆 时 针 方 向 运动 。 邱 
We "ye ey SE Tt BA PE A 


旋转 ， 在 讨论 体系 的 宏观 磁化 强度 条 


基 的 变化 时 几乎 都 在 此 旋转 坐标 系 下 
进行 。 对 于 一 个 沿 车 x 轴 所 施加 的 射 
Bi B, = Bicosox， 若 在 z' 轴 ， 以 与 
其 相同 圆 频率 o 旋转 的 旋转 坐标 系 
看 , ERS BE AFF ek oP He, 
而 是 恒定 的  ， 孝 在 x BA PF A 
EAB 的 作用 ， 因 此 可 以 大 大 简化 
数学 处 理 ， 并 且 简 化 物理 解释 图 像 或 
模型 。 

旋转 坐标 系 中 的 自 施 - 唱 格 弛 瑰 时 
间 spin-lattice relaxation time in rota- 
tion reference; T,, 见 自 旋 锁定 条 。 

RRM HIRE RM 
i two dimensional nuclear Overhaus- 
er effect spectroscopy in rotating frame; 
ROESY = Bk 2) FF 3) & 90°—1, -H BE 
锁定 脉冲 -采集 FID 2, > 4) SERRE 
圳 斯 效应 谱 (NOESY) 之 区 别 在 于 它 
是 利用 体系 在 自 族 锁定 期 间 使 锁定 在 
YY 轴 上 的 磁化 矢量 发 生 交 流 弛 像 的 现 
象 ,因而 称 为 旋转 坐标 中 的 核 欧 沃 带 


斯 就 应 (NOE) 谱 :、 由 于 其 相关 贬 不 


| 会 出 现 强 庶 为 零 的 情况 ,因此 克服 了 


因 通 常 NOE 可 能 出 再 骞 增益 而 在 
NOESY PER BBR A. 

vite ide selective control chart 
for quality 简称 选 控 图 。 厦 我 国学 
者 张 公 绪 在 休 哈 特 控制 图 的 基础 上 
提出 的 一 种 改进 质 控 图 。 休 险 特 控 
制图 是 全 控制 ， 只 能 控制 产品 的 总 
质量 ,不 能 控制 产品 的 工序 质量 。 
选 控 图 在 休 蛤 特 将 影响 产品 质量 的 
因素 区 分 为 随机 因素 与 系统 因素 
(又 称 和 异常 因素 ) RRL. we 
oH RRA RE SAME RAE 
HIERAR, PENA Pe a OE 
量 值 与 非 控 系统 因素 之 间 的 关系 ， 
建立 两 种 类 型 的 控制 图 ， ool a 
签 控 与 非 控 系 统 因素 对 产品 质量 的 
影响 ， 根 据 控 制 医 的 诊断 理论 实现 
对 产品 总 质量 和 工序 质量 的 分 别 控 
制 。 参 见 休 哈 特 控制 图 条 。 

选区 电子 衍射 selected area dif- 
FLEE AT ESET AR 


fraction 


i TRAN RRA AME E FE 


分 析 手 段 。 在 成 像 方式 时 ， 推 人 位 于 
HARE EAR IE, WEERA 
生 衍 射 的 徽 区 进行 选择 并 限 骨 其 大 
小 ， 畏 确 调 节 光 阅 南 与 物镜 像 面 重 
4. 而 后 转 到 入 射 方式 ， 拉 出 物镜 光 
W., 在 荣光 屏 土 旭 可 获得 反映 样品 微 
区 凋 体 学 特征 的 电子 衍射 花样 。 由 于 
物镜 的 球 差 和 图 像 聚 集 误 差 的 影响 ， 
使 得 选区 尺寸 受到 限制 。 对 于 高 分 辨 
TAHER, Epi EKARA 
lpm, RAR ARE, EAA 
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可 以 降 到 fT00nm LF 

选择 定 则 电子 由 
BRER phia m dE AE A BLE GIE ER 
迁 ， 并 发 射 特征 射线 时 ， 应 遵循 
的 规则 。 根 据 莽 了 力学 原理 和 实验 规 
E., 跃迁 电子 的 始 态 量 了 数 和 终 态 量 
子 数 之 间 必 须 满 显 一 定 的 条 件 ， 即 


selection rule 


“选择 定 则 "， 满 足 选 搓 定 则 所 产生 | 


COTE EA “HER”. TEX 射线 
Mite SEY), Be oat A) —- 2H OAT de 2B oy 
“BRRR”, HAEA 


An > (} 
,| 


A= 41 

Ajy=0, 
AKER TM: AARTS: 了 为 内 
量子 数 ， 其 数值 为 了 = lism |. m, 
为 电子 自 旋 量 子 数 。 

RFE selection valve ES 
构 ， 在 转子 上 有 一 个 公共 通道 ， 在 定 
FLA 6 ~ 0 个 等 距离 分 布 的 选择 和 孔 
道 ， 当 转子 转 到 适当 位 置 时 即 与 所 需 
要 的 选择 孔道 接 通 。 选 择 孔 遵 分 别 与 
若干 个 样品 、 试 剂 、 标 准 被 、 流 通 池 
及 废 补 瓶 等 连接 。 公 共通 遵 的 外 端 则 
HRS SH PRA. ER 
须 受 微机 控制 片 能 用 于 性 序 注射 分 析 
系统 。 在 手工 操作 条 件 干 只 能 用 于 选 
AHRR. 

选择 反应 监测 selected reaction 
monitoring; SRM Æ GC-MS/MS 或 
LC-MS/MS 等 联 用 技术 的 一 种 检测 方 
式 。 对 于 复杂 混合 物 可 直接 或 只 进行 
简单 前 处 理 凤 可 进行 定量 分 析 。 连 续 
检测 由 MS, 选择 的 特定 质量 的 先驱 
离子 产生 的 特定 质量 的 子 离子 。 当 存 


| 


SRS AA Ef ae 


| 至 相同 项 基 离 子 的 杂质 时 ， 根 据 旦 否 


出 现 与 待 检 物 相同 质量 的 了 离子 ， 就 
可 判断 、 排 除 杂 质 的 干扰 。 与 MS 选 
择 离子 监测 《SIM) Hik, SRM 的 选 
HEER., H we TERESE, H 
于 定量 分 析 比 SIM BY $9 FR oe E 
ER. 

ARATE selected ion monito- 
ring; SIM 又 称 选择 离子 检测 《se- 
lected ion detection ) 。 是 质谱 法 常用 
的 一 种 扫 措 方式 。 预 先 选 定 阁 干 个 能 
表征 某 目 标 化 人 台 物 的 特征 离子 ， 质 量 
分 析 器 进行 卡 夏 式 扫描 ， 此 时 兵 向 检 
测 器 传输 选 定 的 离子 信和 号。 用 选择 离 
子 监 测 方式 可 以 有 将 地 注 除 非 自 标 化 


i 合 物 离子 的 干扰 ， 且 因 只 检测 选 定 的 


离子 ， 从 而 增加 了 这 些 检测 离子 的 驻 
流 时 间 ， 与 全 扫描 检测 所 有 商 子 相 
比 ， 大 大 提高 了 检测 灵敏度 ， 适 用 于 
痕 量 分 析 。 

FPA MRE selective popu- 
lation inversion; SPI 当 用 选择 性 脉 
mh (180° SK ee) 施加 在 某 特定 谱 线 
上 ， 则 与 此 谱 线 相关 的 两 个 核 自 旋 能 
级 上 粒子 布 居 数 发 生 反 转 或 翻转 ， 称 
为 选择 性 布 居 数 反 转 。 

HF tE ih selective corrosion 
某 些 组 分 以 高 出 其 在 合金 中 所 占 的 比 
PAR TE E. 

ARRES selective polari- 
zation transfer; SPT SPT 实验 的 脉冲 


EI E: m CHER) - 子 
(°C) -采集 关于 ?BC 的 自 直 感应 衰减 
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4 
oy Paty 
2 


CDSS + 2o00 3 
fray Betty 
Ctl) 180° EFF EK AE Ci 
(1 一 2} 能 级 
Coty oa 
es l li 一 | -35 


(FD), PAX 体系 的 CH 双核 自 旋 | 


系统 的 SPT 实验 为 例 。 当 选择 性 的 7 
脉冲 作用 于 H, Bk, i SIE 
涉及 的 两 能 级 上 的 粒子 数 反 转 。 原 来 
热平衡 时 ”C 的 双 线 C 与 Ca 强度 均 
为 1。 现 在 则 分 别 为 +5 和 -3， 平 均 


增强 因子 为 "+ =4。 可 见 选择 性 的 脉 


冲 作 用 于 与 在 核 相关 的 脾 迁 ， 产生 粒 
子 的 抽 运 ， 这 种 极 化 作用 转移 到 
(feb) 了 低 丰 度 、 低 7 值 的 不 灵 
敏 核 ， 使 其 信号 产生 增强 的 效果 。 利 
用 选择 性 防 冲 作 粒 子 的 抽 运 ， 导 致 极 
ERB. WIRE R. Ky AHR 
Ay BE, 

选择 性 检测 器 selective detector 
只 对 某 类 溶质 或 含有 该 类 溶质 的 柱 
流出 物 有 响应 ， 而 对 其 他 物质 无 响 
应 或 啊 应 很 小 的 检测 器 。 常 用 的 选 
FETE RE A OE h-I EE 
FS RSE. OER. ER 


光 检 测 器 、 安 培 检测 器 和 光 散 射 检 


测 器 等 等 。 
选择 性 脉冲 激发 ”selective pulse 
for excitation FAxt{— eee (MH 


频率 ) 或 一 些 谱 线 (SRR 
KAREK) 进行 激发 而 其 余 谱 线 
RMSE, HOARE RB, 较 弱 的 
射频 场 来 实现 。 这 种 脉冲 常 称 为 弱 肪 
冲 或 软 肪 站。 选择 仁 脉 冲 按 所 影响 亲 
域 范围 可 分 为 3 类 : (1) 不 同 核 的 
选择 性 脉冲 ， 只 广发 同 种 核 ， 而 不 激 
发 其 他 核 。 射 频 场 的 频率 范围 2 应 
大 于 被 测 核 的 化 学 位 移 范 围 ， 而 小 于 
与 其 他 核 同 共振 频率 之 差 。(2) 多 重 


峰 选 择 性 脉冲 : Aa AS 
eae 而 其 余 多 


eee RR. Do 应 满足 大 于 


AMMO HHA JI 而 小于 庶 几 的 化 
学 位 移 之 差 。(3) 线 选 择 脉冲 ， 只 激 
发 多 重 峰 中 某 一 共振 线 ， 而 其 余 不 被 


B 
激发 。2 司 应 满足 大 于 被 激发 的 某 谱 


线 的 半 高 宽 by， 小 于 多 重 峰 间 
的 J。 

选择 性 去 厅 selective decoupling 
RADE ME PSE TH, RET 
FCAT SAS, CL OR 
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DRRR ZA A. HFE AR A 
ARARE, EE T 
SRS. EHER PHARE, BRA te 
Bp URE SR. RE 
BAGS, PA RPE SSR 【实际 
LIRR MS BRR), 多重 峰 选 择 性 
HRABRE. REMERA 


锅 合 核 的 化 学 位 移 为 6， 三 全 常数 为 
J, 观测 核 的 线 宽 是 A, WETH 
去 精 条 件 分 别 为 


HA AR: 
| ARI > ?| gy 
PAi 
多 重 选 择 性 去 三: 
yB, 
ll > on >I Fi 
线 选 择 性 去 耦 ; 
Hil > YB | Avi 
T 7 
it EA RE Se 


MUA. SRRBRBR. 
选择 性 系数 selectivity coefficient 
RRSP PETER. SBP Be 
极 的 主要 响应 离子 i 外， 其 他 共存 离 
子 可 能 影响 电势 值 。 其 影响 程度 可 由 
扩充 的 能 斯 特 公式 描述 
E=E° +2.303 Mg a, + EK aH} 
AP, o, 和 ai 分 别 为 主要 离子 各 干扰 
离子 的 活 度 ， 了 为 共存 的 所 有 于 扰 离 
子 之 和 ; 2 Mz 分 别 为 主要 离子 和 干 
RTA, K” 称 为 离子 i 对 离 
子 7 的 电势 选择 性 系数 ,或 简称 选择 
性 系数 。K™ 大 ， 共 存 离子 ; OF 


| 天 ,本 "小 . 风 其 干 掩 久 小, 一 只 优 


良 的 离子 ;的 选择 性 电极 ， 选 择 性 系 
数 越 小 越 好 。 

FRE “mptand 是- -种 N 原子 位 
于 桥头 的 双环 式 多 座 配 体 。 可 以 将 金 
已 离子 包 在 其 中 形成 主客 体 络 合 物 。 


借用 希腊 语 中 的 “隐藏 {crypto)” 一 
B, BIZ ZAM RIAA HY AQ, | 


词 而 命名 。 如 下 图 ， 配 位 原子 除 NN 
外 ， 还 可 以 是 0、S 等 ， 配 位 原子 数 
为 5 ~11 个 。 能 与 碱 金 属 离子 等 难以 
配 位 的 离子 形成 稳定 的 络 合 物 。 人 金属 
ETRE., RAPES h 
合 物 的 稳定 性 影响 很 大 。 如 [2,2,2] 
-上 “人 闪 配 络 合 物 的 稳定 性 是 18- 冠 6- 
KK' 络 合 物 稳 定性 的 10° 倍 。 络 合 物 易 
入 于 有 机 溶剂 。 穴 醚 多 用 作 人 金属 离子 
BERA, TEAL Sg] AOR AR HE, 
求 电 子 性 试剂 等 。 


x{ xh 
Cn 
ON 


X=0,S,CH,N 
n=0~2 


血红 蛋白 haemoglobin ”从 动物 血 
浆 中 分 离 出 来 的 一 种 能 运载 氧 的 含 铁 
蛋白 ， 分 子 量 约 为 64000。 其 分 子 为 
一 个 四 篆 体 ， 由 两 条 相同 的 链 通 过 非 
共 价 键 连接 紊 集 而 成 。 

血库 质量 控制 quality control of 
blood bank ”是 科学 地 考评 工作 人 员 是 


| 否 严 格 亲 守 操 作 规程 ， 确 保 血 补 【 制 


T) 质量 和 输血 安全 的 必要 措施 ， 包 
播 : (1) Sih RAW, ima, k 
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缩 红 细胞 等 ， 需 符合 要 求 : (2) 各 种 
iA, AOR LG. PRS EE 
EAH; (3) 下 要 仪器 设备 ， 如 情 血 
Brk. RRHH., ERKE. A 
心机 等 ， 均 应 符合 要 求 。 

血块 收缩 试验 clo retraction test; 
CRT 血液 完全 效 固 上 后， 由 十 血 小 
RE LAE EC EO 
AE MSE, CELT, BE RIK 
Ho Bikha, Be i) 
WEE. i PeT E R A R R R HE o 
通过 观察 血液 凝 夯 后 血块 的 收缩 ， 
可 间接 了 解体 内 血小板 和 纤维 蛋白 
原 的 情况 。 

DRHE hemagglutination inhibi- 
tion WERA A Bae BL eR ATS 
MARAME, PR ED. E 
因为 抗体 与 病毒 结合 后 ， 阻 止 了 病毒 
表面 的 血 凝 素 册 与 红细胞 上 的 受 体 发 
上 生 结合 所 致 。 

NSE FR hemagglutination į} Æ 
REWA A fad R A BE E BE E 
aot (35. BRR. RF) 的 红 细 
fh, REH PR KA RAR 
À SAME LRA, 
HEA ERE, ROA BE tE 
AE Shs E Yn HT 
BERERE., TAT REHM 
含量 的 测定 。 

血清 serum RR STH EAS 
清亮 、 黄 色 液 体 成 分 。 与 血 装 的 不 同 
之 处 是 已 除去 了 纤维 重 白 原 。 

Oe AS RRB serum cholines ter- 
ase; SchE 由 肝脏 和 腺 体 合成 ， 故 存 
在 于 血清 和 腺 体 中 。SehE 水 平 的 降低 


LARUE, SEA ALBEE 
中 毒 时 ，schE #122 if AH BRAG BE ARE 
低 ， 党 以 后 者 的 降低 作为 诊断 依据 。 

WS BARI determination of 
serum lysozyme 正常 人 血清 中 的 溶菌 
酶 主要 来 自 粒 细胞 的 烈 解 ， 单 核 细 胞 
虽 富 合 此 酶 ， 但 细胞 数量 很 少 。 利 用 
血清 对 微 球 菌 蝶 液 的 溶解 程度 可 测定 
血清 中 此 酶 的 活性 。 在 粒 细 胞 破坏 过 
多 所 致 的 《如 免疫 性 ) 粒 细胞 减少 症 
此 艇 活性 增高 ， 再 生 低 下 性 粒 细胞 减 
少 症 则 降低 ; 在 急性 单 核 网 胞 或 粒 - 单 
核 细 胸 白 血 病 血 清 蒂 菌 复活 性 显著 增 
高 ， 有 助 于 鉴别 诊断 。 

MPR ARIE feritin assay P 
期 缺 铁 的 重要 选择 试验 ， 较 血清 铁 的 
变化 更 早 。 血 桨 中 铁 和 蛋白 波 度 与 储存 
铁 量 成 正比 ， 故 缺 铁 时 铁 和 蛋白 碱 少 ， 
WEF 16pg L. mS 
见于 炎症 ，、 有 和 肿瘤 《尤其 是 白血病 》、 
肝 细 胞 坏死 等 。 

is KAM MB  transferntin 
saturation; TS 血清 运 铁 重 卢 的 合成 
fin, Rea, 血清 
BREAHAZA, HMR H 
FER. 00 ie KS A i EER TF 
式 计 算 

血清 

TS = agen yy 100% 
正常 参考 值 为 20% ~55%, TS 降低 
(<15%) BAR BARE, TS 
升 高 见于 面色 病 、 过 量 铁 摄 和 人 等 。 

in 28 AR t+ REA cytometer; blood 
cell counter 78 6 F m 44 Hr RIX, 
RREH en eT A, A ea. 
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血小板 。 根 撕 其 工作 原理 可 分 为 光电 
型 、 电 容 型 . 电阻 型 和 激光 型 ， 其 中 
EBREN. 

血小板 寿命 测定 


determination of 


platelet life span; PLS 血小板 由 生存 
至 消亡 的 时 间 称 为 血小板 寿命 。 正 常 : 
务 考 值 随 方法 学 不 同 备 有 差异 ,Cr : 


或 "mm 法 为 8 ~11d: PZE (MDA) 
法 为 了 ~ 15d， 了 血栓 素 B2 (TXB2) 为 
7-1d。HS 反映 血小板 生成 与 破坏 
之 图 动态 平衡 的 关系 。 

M13) blood group 指 血液 成 分 的 
HEER. AAP { 红 细 
B. A, mb Be e 
>) 和 各 种 体液 成 分 的 抗原 性 差异 的 
基础 。 血 型 在 现代 医学 中 上 其 有 有 重要 的 
地 位 ， 应 用 于 输血 前 的 血型 配合 、 器 
官 称 植 前 的 组 织 本 型、 新生 儿 免 疫 性 
疾病 各 早期 新 生 几 溶血 病 的 检查 、 亲 
子 关系 鉴定 ， 以 及 法 医学 、 大 类 学 的 
研究 等 。 

血型 基因 blood group gene 
血型 遗传 的 因子 。 

血型 凝集 抑制 试验 blod type ag- 
glutination inhibition test 间接 证 明 红 
细胞 抗原 的 试验 方法 。 当 红 绝 脑 加 人 
标准 血清 后 ， 若 有 相应 抗 藉 ， 使 与 血 
清 中 的 抗体 结合 。 将 结合 后 的 钙 清 再 
用 相应 细胞 { 如 抗 A 血清 被 结合 后 ， 
ALA 型 细胞 检查 ) 测定 效 价 ， 并 与 结 
合 前 租 消 效 价 比较 。 当 血清 效 价 显著 
下 降 或 不 瞬 集 相应 红细胞 时 ， 便 可 证 
明 受 检 细 胞 含有 此 抗原 ， 从 而 间接 推 
泗 受 检 细 胞 的 血型 。 

血型 物质 blood group substance 


控制 


组 织 细胞 友 体液 中 存在 的 、 由 履 糖 和 
FERRERA. HA Te EE I E 
抗原 物质 。 唾液 中 血型 物质 的 测定 对 


| ABO 亚 型 的 判断 、 抗 体 性 质 的 鉴别 以 


及 法 医学 血型 鉴定 共有 重要 的 意义 。 

血型 自动 分 析 仪 鉴定 ”blood type 
autogrouper 目前 已 有 有 多 种 鉴定 血型 
的 自动 分 析 仪 。 有 的 多 通道 仪器 可 以 
用 一 份 少量 标本 同时 检测 ABO, Rh 
等 血型 和 梅毒 向 清 试 验 等 10 ~ 15 个 参 
数 ., RRA RE. AER. CRI. 
FZ RITDARS SE Aik. AH 
BS BEET TG A BR I A E Z BE E 
M: 有 的 仪器 通过 机 振动 或 离心 增 加 
Ri, ERR) RAG, aT 
可 测 标本 50 ~ 360 份 。 

WSE plama dmg concentration 
药物 进入 机 体 后 借助 血液 到 达 作 用 部 
位 或 受 体 部 位 ， 大 部 分 药物 药理 效应 
的 剖 弱 与 细胞 外 液 中 的 药物 浓度 成 正 
比 ， 而 后 者 叉 与 血浆 中 的 药物 浓 讼 村 
Fr A, WERE PREMERE 
P TEE AE PE a SE AE 2G RE BY 
指标 。 

HE optimization 又 称 优 化 。 是 
通过 科学 的 试验 设计 与 精心 的 试验 ， 
使 试验 条 件 和 结果 达到 最 优 。 在 分 析 


测试 中 ， 常 用 的 优化 方法 有 正 交 试 验 


Wil, 单纯 形 优化 法 ， 黄 金 分 割 法 ， 
梯度 寻 优 ， 模 氢 退 火 法 等 。 

MURR RH cyclic voltammetry ; 
CY 是 以 线 性 扫描 伏 安 法 的 电位 扫描 
到 头 后 ， 再 回 过 头 来 扫描 到 原来 的 起 
始 电 位 值 ， 所 得 的 电流 -电压 曲线 为 基 
础 的 分 析 方 法 。 该 法 完成 一 次 扫描 可 
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同时 得 到 氧化 过 程 和 还 原 过 程 的 信 
息 ， 可 用 于 研究 电话 性 物 的 电极 反应 
HE, WEES. BAREH H 
反应 动力 学 :- 
循环 色谱 法 
phy 通过 多 通 切换 阀 将 柱 流出 物 全 
部 或 需要 进一步 分 离 的 部 分 重新 导 
和 人 分离 柱 ， 在 柱 内 循环 分 离 的 色 江 
技术 。 循 环 色谱 法 在 不 增 如 柱 长 和 
使 用 低 效 高 容量 填料 的 情况 下 可 以 
获得 较 高 的 分 离 人 效率。 循环 色谱 主 
要 用 于 滚 相 色谱 制备 ， 循 环 分 离 的 
效率 和 分 离 度 决定 于 连续 再 循环 的 
次 数 。 


recycling chromatogra- : 


Y 


压 电 DNA f piezo-electric 
DNA sensor E42 780-38 MEE AR AE 
用 适当 方法 固定 单 链 DNA (ssDNA) 
或 具有 特异 性 序列 的 赛 彬 核 苷 酸 片 段 
CERHO T), ERMEER E. 
E, Lk Ro PE ER ET 
与 试 液 中 的 目标 ssDNA (KE DNA) 
分 子 间 互 补 杂 交 ， 引 起 传 感 冉 振 荡 频 
率 及 阻抗 等 参数 发 生变 化 ， 由 此 实现 
DNA 检测 的 传感器 。 它 可 用 于 研究 染 
料 分 子 与 DNA 分 子 之 间 的 戏 和 作用， 
或 抗 瘤 药物 与 DNA 的 相互 作用 。 

压 电 光谱 电 北 学 piezo-electric 
spectroelectrachemistry M PF J-F- 
多 维 联 用 传 感 技术 。 是 将 光谱 电化 学 
和 庄 电 石英 晶体 传 感 检测 有 机 地 销 合 


| 起来 ,可 同时 获取 来 自 光 谱 、 压 电 及 


现代 电化 学 的 多 维 、 动 态 或 实时 的 信 
息 的 技术 。 现 在 ， 压 电光 谱 电 化 学 革 
术 主 要 提供 以 下 信息 : 电极 电位 与 电 
流 、 参 与 反应 的 物质 的 甬 光 度 以 及 电 
极 表面 沉积 膜 的 质量 变化 ， 落 滚 本 体 
与 卓 体 电极 措 面 上 所 发 生化 学 反应 过 
程 中 涉及 的 电量 等 电学 信息 ; 与 红 
并、 紫 让 或 拉 昌 光谱 等 有 关 的 光谱 学 
fab; URE eS eR 
效 阻 抗 / 导 纳 、 相 位 、 质 量 因子 等 压 
电学 信息 ; 或 与 表面 声波 传感器 件 有 
关 的 诸 种 频率 、 炳 谱 信息 ， 从 而 对 界 
面 化 学 过 程 提供 全 面 的 描述 。 
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ERB piezoelectric chemistry 
FILER H E A BENE EO T AE 
FRR VORB eS SAH 
境 的 相互 作用 ， 出 器 件 超 高 频 声 波 的 


声 电 阻抗 谱 、 频 谱 或 相位 等 参量 变 ， 
fe. WPS Sp TER, BPEL | 


FA. MERRE, PRG 
输 等 物理 、 化 学 性 能 微 出 由 关 应 管 并 
”转换 为 相应 传 感 恰 测 信 号 ， 获 取 有 关 
组 分 或 多 元 组 分 体系 的 成 分 、 性 状 的 
一 维 或 多 维 信 息 ， 以 求 得 对 象 的 全 
面 、 动 态 、 实 时 或 在 位 描述 的 传 感 检 
MARA. RRA DBR (ue) 
RMAF (D 级 。 可 用 于 气相 传 感 检 
测 ， 液 相 、 液 / 固 界 面 或 固 相 表面 的 
研究 ; 测定 低 到 纳 克 (ng) 级 质量 或 
pmol - L7' ~ nmol - L'Z a Be 
分 ; 用 于 实时 或 在 位 检测 ; 可 用 作 流 
SUE St PARA AD H E 
样品 组 分 的 灵敏 检测 器 。 除 了 各 种 无 
机 物 程 有 机 牺 的 痕 量 或 微量 分 析 之 
oh, EASA. Oink. RSE 
fh, M ED. GOR. BS 
WH. MRR ARLA A PE A 
其 他 临床 医学 检测 

ESTA SAtK piezoelectric crystal 某 
些 晶 体 介质 在 外 来 应 力 的 作用 下 所 产 
生 的 极 化 强度 的 大小 与 应 力 成 正比 ， 
RA EARR BS a PR AL a, aK, 
压 电 酶 传感器 piezoelectric en- 
zyme sensor 由 酶 膜 和 压 电 敏感 元 件 
密切 接触 构成 的 压 电 传感器 。 主 要 用 
于 测定 样 流 中 的 底 物 或 醇 皮 应 产物 ， 
也 可 用 以 测定 酶 的 活性 。 

FR FA fee 


piezo-electric im- 


munesenser 利用 抗体 【或 抗原 ) 对 
抗原 {或 抗体 ) 的 特异 性 识别 功能 和 
上 庄 电 昌 恒 的 高 灵敏 质量 响应 而 制 成 的 
压 电 传感器 。 通常 是 将 抗体 或 抗原 分 
FRET RBA {如 石英 晶体 ) 表 
面 ， 当 其 与 底 物 分 子 发 生 识 别 反 应 时 
将 引起 晶体 表面 质量 的 改变 ， 概 据 晶 
体 振 荡 相 应 频 亨 的 改变 ， 可 以 苇 敏 地 
监测 底 物 分 子 的 浓度。 由 于 油 定 抗体 
和 抗原 。 

BRS DESH piezo-electric 
microbe sensor 7E A: AL REAR 
SERA RE A ER, A 
过 抗体 与 微生物 的 特异 性 结合 ， 导 致 
晶体 质量 贷 载 增加 ， 使 谐振 频率 发 生 
变化 ， 从 而 可 对 微生物 进行 检测 的 压 
电 传 感 器 。 

压 电 转换 器 Piezoelectric transducer 
根据 压 电 晶体 的 压 电 特 性 可 以 制 成 压 
电 传感器 。 压 电 传 感 器 通常 是 由 压 电 
晶体 与 其 特定 的 振 葛 回路 和 频率 计数 
器 组 成 。 

ENRE pressure protect 在 色谱 
分 析 过 程 中 ， 为 防止 因 流 路 堵塞 等 原 
区 使 工作 压力 超出 色谱 柱 和 仪器 的 正 
党 使 用 压力 而 采 玻 的 保护 措施 。 通 党 
是 预先 设 定 一 个 压力 上 限 或 下 限 ， 当 
工作 卜 力 超过 或 低 于 此 设 定 压 力 眼 值 
时 ， 压 力 传 感 器 将 信息 反馈 到 控制 单 
T, (iat SE bE HE, M 
护 色 谱 杆 和 仪器 不 被 损坏 。 

EE ASEH pressure broadening X 
称 为 碰撞 变 宽 。 处 于 热 运 动 中 的 辐射 
原子 与 分 析 体 系 内 其 他 粒子 发 生 磁 
挤 ， 使 罩 射 过 程 中 斯 ， 导 致 激发 太原 
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FARA, HAP, MA 
WEE Ek TER AY ARAE, ae 
EER AIRT oe ee N A 
TERERAA SERA 
同 。 参 见 碰撞 变 宽 条 ， 

压力 上 限 pressure high limt 色谱 
仪 工 作 时 预先 设 定 的 ~ 个 最 高 于 作 扑 
力 值 。 当 工作 上 庄 力 超过 此 设 定 压力 上 
恨 时 ,仪器 白 动 停止 输液 奈 的 运行 并 
Beg BEAR, VAG AE A Se ae 
损坏 。 

ERATE REA) pressure gradi- 
ent correction factor} ÆA A Beef, 
载 气流 经 色谱 柱 时 ， 由 十 柱 入 口 与 出 
口 之 间 有 压力 差 ， 沿 柱 管 方向 形成 压 
力 梯度 ， 又 由 于 气体 的 可 庄 缩 性 ， 同 
时 也 存在 一 个 流 束 梯度。 通常 测量 的 
FLEE HC Ab RR. 一 般 高 于 柱 等 内 
真正 的 流速 ， 由 此 流速 计算 得 到 的 保 
BERRA. A TRE dB PS 
的 差别 ， 需 以 奈 力 梯度 校正 因子 j 来 
METRE. MPP. AE 
RUF, 的 关系 为 Far, HP 


BOP, a. m 分别 为 色谱 柱 进 、 出 口 
HEN, 

压力 下 限 pressure low limit 色谱 
仅 工 作 时 预先 设 定 的 一 个 最 低 工 作 甘 
FAME SAE Bit A BP E a a, 
使 工作 压力 低 于 此 设 定 压力 下 限时 ， 
(iat A on iF ea HE OY is OH OR 
iA 


TEASER RRR subs- 


toichiometnic reverse isotope dilution 


| method 基于 亚 化 学 计量 反应 的 友 同 


ERREA. 其 原理 是 ,将 放射 性 试 


| BAARS a. bR., SORR 


PARI W, TE b 份 试 液 中 加 
人 已 知 量 为 F, 的 被 测 元 素 的 稳定 同 
WRR, TE a 和 b 两 试 液 中 分 别 加 
AEFI Ray. SEAR, M 
两 试 液 中 分 离 出 相同 部 分 量 的 被 测定 
物质 ， 分 别 测量 两 试 液 中 的 放射 性 活 
BEA, 和 四 ， 出 此 可 以 测定 试 滚 中 的 


a W, sW.. 


和 参见 反 同 位 家 稀释 法 条 。 
BSH RS HE  substoichiomet- 
ric analysis ”通过 在 放射 性 同位 察 标 
玲 溢 镍 与 用 其 进行 同位 寄 禹 释 的 被 测 
样品 溶液 由 ， 分 别名 大 比 北 学 计量 少 
的 、 等 量 的 试剂 ， 从 标准 溢 液 与 被 测 
溶液 中 分 离 出 相同 部 分 量 欧 被 测定 物 
质 ， 调 量 两 者 的 放射 性 活 度 而 进行 定 
其 分 析 的 一 种 向 位 家 稀释 法 。1958 年 
由 昕 本 学 者 铃 本 信 男 和 1961 年 前 醒 克 
斯 党 伐 克 学 者 工 卢 齐 卡 (J Roticka) 
Spa HH, RE 开 
按 下 式 计 算 。 
A 
= 3-1) 
AP, ©, 是 标准 溶液 内 被 测 物质 的 
BASH; A, 与 4, 分 别 是 从 标准 溶 
液 与 样品 溶液 所 分 离 出 来 那 部 分 量 的 
放射 性 活 度 。 本 法 的 优点 是 以 放射 性 


活 度 测定 代替 了 比 放 射 性 活 度 测定 ， 
简化 了 分 析 操 作 ， 有 灵敏 度 高 ， 多 数 元 
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素 达 到 10°. Mees A ABI 10 7” 
g; 选择 性 好 : 不 必 考 虚 化 学 回收 率 ， 
避免 了 定 胡 分 离 的 困难 ; 易于 自动 控 
制 等 。 主 要 的 限制 是 有 些 元 素 没 有 侣 
适 半 豪 期 的 放射 性 同位 索 作 为 指示 
剂 。 广 谣 地 用 于 化 学 、 生 物化 学 和 商 
纯 材 料 分 析 等 领域 。 

TES RTE ferimagnetism ”晶体 中 
存在 AL D RHE (RAF), 
它们 的 伐 秆 方向 在 负 的 交换 作用 下 而 
分 为 方向 相反 的 两 组, 因 者 组 中 的 原 
TORA T) HRANE Rm E 


的 自发 磁化 形成 的 磁性 称 为 亚 铁 磁 | 


性 。 SRA, 4RRRP SS 
REED A ALI A, — EE 
性 。 具 有 亚 铁 磁性 的 物质 叫做 亚 铁 磁 
tE, AM RAT (Fe,0,) 就 是 亚 铁 
Rik. 

MF metastable ion; MI 被 
分 析 物 的 离子 在 离开 离子 源 之 后 ， 到 
达 检 测 器 之 前 ,中途 发 生 型 解 的 离 
子 。 其 寿命 在 10 -10s 之 间 。 它 
在 飞行 过 程 中 发 生 裂 解 产生 的 离子 峰 
叫 亚 稳 峰 . 

亚 稳 商 子 裂解 metastable ion de- 
cay; MID 指 亚 稳 离子 的 分 解 ， 其 谱 
称 为 亚 稳 离子 分 解 谱 ， 简 写 为 MI 谱 。 

FAGAT metastable atom 原子 
在 某 些 高 能 级 比较 稳定 ， 可 以 停留 较 
长 时 间 { 约 10”"s) ， 这 种 能 级 称 为 亚 
稳 态 ， 处 在 这 一 能 态 的 原子 则 称 为 亚 
BART. 

SEAR BR Et A 
N WRA NO, -N) ERF 
的 中 局 产物 ， 不 稳定 ， 根 据 环 境 条 


nitrite-nitrogen; NO, - 


人 性， 可 被 氧化 成 硝酸 盐 ， 也 可 被 还 原 
成 毛 。 亚 硝酸 盐 可 使 人 体 正 常 的 血红 


| 蛋白 { 低 铁 血红 蛋白 ) 氧化 成 为 高 铁 


血红 重 白 ， 发 生 高 铁血 红 和 蛋白 症 ， 失 
去 血红 蛋白 在 体内 输送 氧 的 能 力 ， 出 
现 组 织 缺 气 的 芋 状 。 亚 硝酸 盐 可 与 促 
胺 类 反应 生成 有 具 有致 况 性 的 亚 确 胺 类 


， 物质, 在 pH 值 较 低 的 酸性 条 件 下 ， 
有 利于 亚 硝 腔 类 的 形成 。 水 中 亚 硝酸 


盐 的 沁 定 方法 通常 采用 重 握 - 偶 联 反 
应 ,使 生成 红 紫 色 染 料 。 亚 硝酸 盐 在 
水 中 吻 受 微生物 等 作用 ， 因 而 很 不 稳 
定 ， 在 采集 后 应 尽快 进行 分 析 ， 必 要 
时 以 准 藏 抑制 微生物 的 影响 。 

RMB argon ionization de- 
tector FLT (ERS A RSE 
全 相同 ， 只 是 用 氢气 作 载 气 。 由 放射 
线 激 发 得 到 的 亚 稳 态 握 原子 具有 
11. SeV ARER, ritin Aa 
分 的 有 机 牧 分 子 电离 ， 有 离子 流 信号 
输出 。 检 测 限 可 以 达到 10-? ~ 
10 "g's ', 线性 范围 约 10*， 对 电 
RSAT H. bey 的 无 机 气体 及 甲烷 
没有 响应 ， 因 此 ， 对 氨 气 中 的 无 机 气 
体 杂 质 舍 量 要 求 不 严 。 和 参见 握 电 高 检 
mz. 

ATA SER RR fum plume o- 
paque determination 从 工厂 烟 向 中 连 
SAP UE, SE SEAR, 
因而 得 名 。 烟 羽 不 透明 度 测 定 是 用 林 
HPs SE RLS E E ac dB PE 
TEW. DRA RE Shr 
置 上 ， 瑟 图 上 的 黑 度 与 烟 气 的 黑 认 
〈 或 不 透 光 度 ) 相 比 较 ， 途 视觉 进行 
评价 。 林 格 曼 图 有 多 种 规格 ， 和 通用 的 
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标准 形式 由 14cm x 21cm 的 黑 度 不 同 
的 6 块 图 组 成 。 际 全 白 和 全 黔 两 块 
外 ,其 他 4 均 是 在 白色 背 底 上 画 上 不 
BL RPO REAR. HR RE 
SMP OMA SRO RS 
STAHABSAW, FRASA, 五 
REEE, AEREA SR 
积 的 20% ， 一 级 占 40% ， 依 次 类 推 ， 

HEIR SEH delayed extraction fq 
改行 时 间 质 谱 的 一 :种 技术 , 对 利用 激 
光 解 吸 等 脉冲 式 方法 产生 的 离子 ， 在 
离子 产生 一 定时 间 OLTAR) 之 后 
再 施加 引出 电 诗 ， 这 样 可 以 抵消 运动 
能 量 的 分 散 。 通 过 起 方法 可 提高 飞行 
时 间 前 分 辩 能 方 ， 从 而 得 到 较 高 分 辩 
率 的 质谱 图 。 

亚运 荧光 delayed fluorescence 
与 一 般 荧光 光谱 的 形状 、 位 置 完 全 
相间 ,但 发 光 寿 命 却 长 很 多 的 发 光 
By BIR eo, ER aE 10s 
甚至 更 长 。 其 发 光 机 理 有 三 种 .第 
—P, FRE PEM Ss 
ATER, BAS RAR 
电子 在 一 定时 间 后 再 次 结合 产生 第 
HEARE, MATH, 第 二 种 
是 三 线 态 分 子 受 热 激 发 后 再 发 光 ， 
KARA o BEER E EIR RH. OS 
SR AP = Bos 3} FEA 
AAT eS GE ROG, Re 
P 型 延迟 荧光 。 

HEHE salt bridge — AHRR 
界 电势 的 装置 ， 由 迁移 数 相 近 的 盐 的 
SIRE U CS HAR. tk 
溶液 可 用 琼脂 腑 胶 或 砂 芯 玻璃 辕 定 。 
FREE BPA aT AE E a TE E 


| FETIP PAT EL Pee Ak. RRA 


RES, FREE HL PAE a OR E 
RRM LT BTL HIENE. h 
FERS, h PEB PERAE 
很 高 ， 两 个 新 界 画 上 的 扩散 作用 主要 


| 来 自 盐 桥 ， 扔 上 盐 桥 中 正 、 负 离子 的 


迁移 数 几 乎 相等 ， 使 得 新 界面 上 上 的 液 
接 电势 趋 于 稳定 ， 且 起 对 消 作 用 M 
而 使 液 接 电势 减 到 最 小 ， 以 提高 测量 
的 精度 。 盐 桥 电 解 质 的 条 件 是 : 《1) 
正 、 鱼 离子 的 迁移 速率 大 效 相 等 〈 如 
KCl, KNO, NH,NO, 等 } ， 且 可 达到 
RAWE: (2) SRR PRR RE 
生化 学 反应 。 

SLA MD WEAR salt bridge 
supported bilayer lipid membrane ”简称 
sb-BLM。 是 以 通常 在 电化 学 中 用 作 盐 
BRAK BER, ， 即 琼脂 或 琼脂 精 为 支 捧 
RAE RASH, HERB 
BE CED] Aye RRB EE. F 
时 它 也 可 作为 水 相 界面 ， 使 得 离子 可 
以 通过 。 

SET HME saling-out chromatog- 
raphy 以 盐 析 必用 为 主要 分 离 机 理 的 
该 相 色谱 方法 。 固 定 相 为 离子 交换 树 
脂 ， 流 动 相 为 无 机 盐水 溶液 ， 用 于 非 
电解 质 落 波 的 分 离 。 为 了 避免 固 定 相 
表面 的 离子 交换 作用 ， 离 子 交 换 基 团 
上 的 可 交换 离子 【 反 离 子 ) 应 与 流动 
相 中 的 离子 相同 。 

$k Fi HEE GK salting-out paper 
chromatography ”是 用 于 蛋白质 类 分 离 
的 一 种 纸 色谱 法 。 在 水 流动 相 中 加 人 
盐 类 或 有 机 溶剂 ,如 乙醇 .再 酮 等 , 使 
组 分 的 溶解 度 碱 小 ,被 纸 败 附 的 作用 
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加 强 ,从 而 使 各 蛋白 质 组 分 的 移动 距 | 


离 有 较 大 差别 ,从 而 达到 较 好 的 分 离 。 

iE salting out effect PIA 
有 机 物 或 和 蛋白质 的 溶液 路 加 入 大 量 无 
机 盐 时 ， 有 机 物 或 蛋白 质 的 溶解 度 降 
低 的 现象 称 为 些 析 作用 。 泛 指 加 入 大 
量 电解 质 使 有 机 或 大 分 子 化 合 物 在 水 
中 海 解 度 降低 的 现象 。 盐 析 作 用 世 括 
APRA FB AT PA E 
化 作用 两 个 方面 。 出 于 加 人 盐 后 生成 
的 大 量 离子 的 水 合作 用 ， 重 洲 剂 的 活 
度 降 你 ， 导 致 蛋白 质 的 溶解 度 下 降 ， 
PUA FEE EA LE BY A 
盐 。 JERE 5 与 盐 的 离子 强度 了 之 间 
符合 公式 logS =C- KF, APC. K, 
AMR, C 随 pH 或 温度 而 变 ， 当 溶 
质 以 及 盐 的 种 类 一 定时 ,点 也 为 定 
值 ， 称 为 盐 析 常数 。 盐 析 作 用 在 性 和 白 
质 以 外 的 其 他 素 水 性 大 分 子 中 也 很 常 
SL, QE HS T RS eT 
P., ROE EER Bh ae oe th OK dm AE 
或 染料 溶液 中 ， 使 铀 皂 或 染料 从 溶液 
中 析出 。 游 剂 葵 取 法 中 加 人 某 些 无 机 
盐 可 提高 蔡 取 分 配 比 。 

Seo salt effect KRH i 
ARER ikAt. (PRE P a — ay 
TAPRE BE Be E E a LR BR Hy Bb ee 
应 - 其 中 ， 若 加 入 大 量 盐 使 另 一 种 物 
质 溶解 度 增 加 ， 称 为 赴 深 效应 《sal- 
ting in effect} ， 玉 之 则 称 为 盐 析 效 应 
(salting out effect) 。 在 沉淀 反应 中 ， 
加 人 与 构成 沉淀 的 离子 不 同 的 其 他 离 
子 时 ， 常 使 沉 注 的 溶解 度 增 大 。 其 实 
质 是 大 量 的 其 他 离子 的 存在 使 溶液 中 
的 离子 强度 增 大 ， 离 子 的 活 度 系数 相 


应 减 小 ， 使 原来 饱和 的 难 溶 盐 浪 液 凌 
为 不 狗 和 ， 因 地 沉淀 的 溶解 度 增 大 。 
另 一 方面 ， 加 入 某 些 盐 可 使 有 机 物 或 
蔡 取 结合 物 在 水 中 的 溶解 度 隆 低 从 而 
EE THA WAWER, 

颜色 color 人 眼 不 但 能 感知 光 的 
HARARE, ABATE CLA 
th) 的 颜色 。 在 色 度 学 中 ， 颜 色 是 彩 
色 和 非 彩 色 的 总 称 。 彩 色 有 红 、 橙 、 
wR. E, BR. Re ， 非 彩色 
EKHE. BRERA PHAR RAH 
灰色 。 彩 色 有 明度 、 色 调 、 饱和 度 等 
特性 ， 非 彩色 中 白色 明度 最 高 、 黑 色 
明度 最 低 ， 非 彩色 没有 色调 区 别 。 颜 
色 可 以 互相 混合 《可 以 是 颜色 光 的 混 
T. 也 可 以 保 料 的 混合 )， 混合 后 获 
得 的 语 色 不 论 其 光谱 组 成 蚌 否 一 样 ， 
ARAM bw AS ae AA AA 
的 视觉 效果 。 商 种 互补 色 (例如 黄 一 
蓝 、 红 一 绿 等 等 ) 能 够 混合 产生 白色 
或 灰色 。 

衍射 对 度 阴 场 和 了 早 场 入 light and 
dark filed image 通常 术 射 衬 度 明 、 暗 
场 成 像 分 析 总 是 与 选区 电子 入 射 相 结 
合 来 确定 物 相 的 显 微 形态 、 点 阵 类 型 
和 和 参数。 如 果 用 物镜 光 闸 挡住 入 射 
束 ， 只 证 透射 束 穿 过 光疗 孔 和 成 像 ， 称 
为 衍射 讨 度 明 场 像 。 如 果 用 物镜 光 阅 
挡住 投射 束 和 大 多数 衍射 束 ， Ribs 
HARE RR, BR, H 
晶 上 对 该 街 射 束 有 贡献 的 区 城 或 物 相 
在 暗 场 像 上 昌 现 亮 的 衬 度 ， 称 为 衍射 
PRERE., AARE AT 
SSPE FL RE h BT RT 
图 ， 显 示 各 单 相 晶体 学 特性 的 有 效 方 
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法 之 To 
衍射 光栅 diffraction grating ”基于 


单 缝 入射 与 多 链 于 涉 作用 使 复 色 光 发 ， 


生 鱼 散 的 光学 器 件 , SHEET OR eT 
SRAM, Pe Se 
级 谱 线 的 相对 经 庶 分 布 。 光 在 行进 过 


em Dt, SAE TR: 若 | 


障碍 物 具 有 规律 分 布 的 【例如 平行 、 
等 宽 的 和 多疑 ) 结构 时 ， 会 对 人 射 光波 
的 滤 阵 面 产 生 规 律 性 的 分 割 或 阻拦 ， 
因而 造成 衍射 后 的 光 十 涉 效 应 ， 使 出 
射 光 形 成 有 规律 的 明暗 交 兰 人 分布， 这 
种 具有 规律 分 布 结构 、 能 使 六 发 生 衔 
射 和 干涉 、 形 成 确定 规律 分 布 光 强 的 
TFT, RAHI. CRE 
SAURAS AS IER Lb IIS HR 
平行 线 覃 而 成 。 因 为 光 的 衡 射 和 和 干涉 
程度 直接 与 光 的 波长 有 关 ， 不 网 波长 
的 光 在 网 一 埃 和 本 射 光 构 上 形成 的 出 射 
JES AACE al. PRT SEB TS 
将 混在 一 起 人 射 的 不 同 波 长 光 被 此 分 
离 出 射 ， 即 具有 色散 作用 ， 因 而 常 被 
用 作 光 谱 仪 器 的 色散 元 件 单 色 器 。 
衍射 花样 ”出 ffraction pattern 电镜 
中 用 透射 方法 产生 的 电子 衔 射 的 图 
KR. PARAL AEA 
EAE, BAKERS PNR 
主要 用 于 确定 : 物 相 和 它们 与 基体 的 
取向 关系 ;材料 中 的 滑 移 面 : 形 变 、 辐 
照 等 引起 的 上 唱 体 缺 随 状 态 ; 有 序 .无 
FF Spinodal 分 解 . 磋 畴 和 类似 现象 等 。 
衍射 群 ”diffraction symbol 空间 群 
按 其 平移 对 称 性 所 作 的 分 类 。 很 据 空 
间 群 所 具有 平移 对 称 姓 的 差异 ， 可 以 
把 230 个 空间 群 分 成 120 个 衍射 群 。 


由 于 不 同 的 平移 对 称 性 在 衔 射 空间 产 
生 特 征 的 系统 消光 ， 观 测 衍射 空间 在 
在 的 系统 消光 规律 就 可 以 确定 晶体 所 
属 的 本 射 群 。 有 少数 衍射 群 惟一 地 对 
应 于 一 个 空间 群 , 但 是 头 多 数 衍射 群 
都 包含 着 -个 以 上 的 空间 人 群 ， 需 要 通 
过 其 他 手段 ， 如 分 析 衔 射 强度 的 统计 
规律 、 测 定 某 些 物理 特性 、 试 解 晶体 
结构 等 ， 才 能 最 后 确定 晶体 所 属 的 空 


! 间 群 。 


衍射 指标 diffraction indices ”表示 
TASES ABA CA, k, 1) 关系 
HAS, AW. Haas hw 
指标 的 不 同 之 处 在 于 ; 三 个 整数 
k, (PRR. HERA A BX 
Se TE AAR at, A RA 
射 方向 通过 倒 易 点 阵 的 康 点 0 画 一 条 
直线 ， 并 在 此 直线 上 取 一 点 作为 球 
&, EIA 为 半径 商 一 个 与 口 点 相交 
HIIR, MFE IE FR A HER (Ewald 
ER). RFO 点 不 动 ， 转 动 晶体 ， 当 
Aa AP (h, k, D 与 反射 球面 
相交 时 ， 从 反射 球 心 到 交点 连 线 的 方 
向 就 是 衍射 AM 的 方向 。 各 种 收集 衍 
射 数据 方法 的 基本 原理 ， 都 是 根据 反 
射 球 和 人 情 易 点 阵 的 关系 而 设计 的 。 
衍生 化 法 derivatization method 在 
色谱 分 析 中 ,为 了 使 某 种 (或 基 类 } 物 
质 易 于 检测 或 易于 悍 留 ,将 被 测 物 与 
一 种 试剂 (衍生 化 试剂 ) 有 反应 后 使 之 转 
变 成 希望 的 可 检测 或 可 保留 北 合 物 。 
如 和 氨基酸 的 HPLC 分 析 , 通 带 需 要 用 具 
有 紫外 或 菊 光 性 质 的 生生 化 试剂 将 氨 
基 酸 入 生成 可 进行 紫外 或 理光 检测 的 
形式 。 叉 如 用 EDTA 等 配 位 体 必 衍 生 
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化 试剂 可 以 将 过 小 金属 离子 转变 成 配 
阴离子 而 在 好 离子 交换 柱 上 分 离 。 
衍生 化 试剂 derivatization reagent 


用 来 与 分 析 对 象 化 合 物 反 应 生成 具有 | 
特定 性 质 化 合 物 的 过 谭 。 例 如 ， 可 用 


具有 强 紫 外 吸收 的 紫外 入 生 化 试剂 与 
ABE PRS Be A Be aE. A Et 
紫外 检测 的 化 合 


答 生 室温 磷 光 法 derivatization i 
phosphorimetry; | 
THERE PES SAH ( 些 ) 元 


room temperature 
DRIP ja Ob Ry E Fal Sy t H hr R 
CEREM, (EU RR BE RE M 
See SA EEO, ae 
Te PS RI TEAR SR 
FEMME. ERAP AKT RTP 
测定 的 对 象 ， 

ER masking 通过 加 入 某 种 
(H) 试剂 ， 与 下 抗 组 分 形成 配合 物 、 
EAT. WAHE, A EE 
FRB REE, (ROR ES BE 
即 可 消除 其 干扰 实现 待 调 组 分 的 鉴别 
或 测定 的 方法 , 例如， 在 KCN 存在 
F, 可 以 在 Zo 共存 时 用 EDTA 本 位 
滴定 法 测定 Mge, WEAH CN - 对 
于 2 的 络 合 掩蔽 作用 ，KCN 称 为 
eR. ERE Mg * 后 的 溶液 中 
MARRE. hF Zn( CN)*” 被 破坏 而 
释放 出 Zat, SATB) ARSE A EDTA 
定 Zn?” 。 此 时 甲醛 称 为 解 项 剂 。 

ORIG masking index 定量 表 
征 撞 责 效率 的 数值 ， 通 常用 lg ow x 表 
AR SAR (X) 络 合 掩蔽 某 金 
属 离子 (N) 时 , 掩 项 效率 的 大 小 串 
用 ax 表示 


[N] +{NX] +e +UNX, | 
Æna FT [N] 
=1+[X]A + + 0X78, 
因为 [IN] = LN ~- 所 


ncn Dinix; 


所 以 oy SRA, FARER 
ATIRE [N] 越 小 ， 夫 掩 苹 效 率 越 
高 - 为 方便 起 名 用 其 对 数 人 慎 
lgan x; 表示 。 

焰 色 反应 flame reaction --- 种 用 


KRAEMER. CREE RF 
各 种 元 案 发 出 的 光谱 具有 各 自 的 特征 
波长 ， 即 具有 不 同 的 颜色 ， 如 Li ee 
色 , KERTH, Na SRE, Ii As, 
Sh SRG. iO RA — 


“Be CPt) RUDE ATOA 


需要 将 铁丝 前 端 弄 成 贺 环 ， 接 着 在 稀 
盐酸 中 刘 泡 后 放 入 火焰 【如 酒精 灯火 
38) LP, BSE A PS ee 
《火焰 上 看 不 出 特别 颜色 ) ， 继 而 将 附 
车 月 固体 或 游 液 试 样 的 铂 丝 放 进 火 
FG, LEE ae i UE fe RE 
AGRE (后 者 有 助 于 分 辩 两 种 混合 
HRA). 

阳极 ande 发 生气 化 反应 
的 电极 。 

PAAR anodic depolanzer Ji, 
SRIAK. 

RBH RRH anodic sipping 
voltammetry; ASV 电解 语 集 过 程 为 
BER., 溢出 测定 过 程 为 电 氧 化 的 党 
出 优 安 法 。 一 般 用 于 测定 能 生成 未 齐 
的 金属 离子 。 

阳离子 交换 色谱 法 cation exchange 
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chromatography; CEC 
剂 作 固定 相 进行 阳离子 分 离 分 析 的 离 
TERE. mh A EEH ERR 
基 和 羧 酸 基 为 功能 基 闭 的 阳离子 交换 
剂 ， 最 常用 的 流动 相 是 稀 的 无 机 酸 溶 


RAAN. 可 以 用 十 金属 阳 离 * 


tT. AUB. FRSA ELI 
离子 的 分 折 。 

阳离子 变换 树脂 cation exchange 
resin ”共有 阴 离 季 变换 功能 基 团 的 离 
子 交 换 树脂 。 其 功能 基 团 可 以 离 解 出 
阳离子 (MH) 与 样品 阳离子 进行 
离子 交换 反应 .常见 的 阳离子 交换 剂 
FD ABE BT FR. RR ee BE a, 
可 分 为 两 大 类 ， 舍 有 强酸 性 活 深 基 团 
(—S0,H) 的 强酸 性 阳离子 交换 树 
AR, SOR BP ae A BE ey, WHE, 
PiE. OREO A, BL, E 
机 、 简单、 复杂 的 阳离子 全 部 可 以 交 
换 ; FHBMRHEREA (如 
一 COGH、 一 QH 等 ) 的 弱酸 性 阳离子 
交换 树脂 ， 这 类 树脂 受 外 办 酸度 的 影 
响 较 大 ， 如 R—COOH, R—OH 型 树 
SB SE OR FE HY pH (A a HW AK 
49.5, 

BETMEN cation masking agent 
MERAT HIREA. EA E 
SHS AKARTRNARES. € 
EERME R PA ES 
阻止 某 些 化 学 反应 进行 的 现象 ， 其 特 
点 是 未 从 该 系统 中 除去 任何 成 分 ， 并 
且 不 形 碟 新 由。 对 实际 工作 重要 的 是 
选择 合适 的 隐藏 剂 ， 由 于 隐藏 剂 使 用 
对 象 的 不 同 可 以 区 分 为 阳离子 、 阴 离 
FARRS TARAR. A FAH 


以 阳离子 交换 | 


离子 隐蔽 剂 有 F-、CN-、S$,0; 、 
NaPO,, EDTA 等 ， 

JEEN oxonium salt extraction 
FPR RR TP EA A ARB 
种 。 它 利用 会 氛 有 机 溶剂 CAR. BE 
MÆ) 在 酸性 介质 (HCl, HBr, 
HI 和 HSCN 等 ) 中 与 H'* 形成 带 正 电 
的 鲜 离 子 ， 然 后 再 与 金属 离子 形成 的 


上 络 阴 离子 形成 电 中 性 的 离子 缔 合 物 而 


BEZARI. 例如， 在 HQ 溶液 中 
FAIZ, ER FeCl， 时 , 溶剂 乙酸 与 
H' 键 合生 成 (CH,CH, ) .OH 鲜 离子 ， 
该 带 正 电 的 鲜 离 子 与 带 负 电 的 络 阴 离 
子 FeCl, 通过 静电 引力 缔 合 成 称 为 鲜 
HEE BESS FE A BEB, 
RARE ASSAD Fein 
到 被 萃取 的 分 子 中 去 ， 它 既是 溶 帮 又 
是 革 取 剂 。 这 类 萃取 法 的 革 取 容量 较 
大， 但 选择 性 差 ， 通 常用 于 分 离 大 量 
HELK. 

所 化 安定 性 oxidation stability 石 
TWA (A) 的 作用 而 
保持 其 性 质 不 发 生 永久 性 变化 的 能 
力 。 铀 唱 的 氧化 安定 性 是 以 油 品 经 过 
强 济 氧化 后 酸 值 和 沉淀 物 的 数值 或 运 
动 黏度 和 沉淀 值 的 增加 值 来 表示 。 氧 
化 后 酸 值 大 或 沉淀 物 多 ， 运 动 黏 度 增 
A, RAE MAE ees. A 
寿命 不 长 。 对 于 长 期 循环 使 用 的 汽 轮 
机 油 、 变 压 器 油 及 大 量 与 空气 接触 的 
压缩 机 油 ， 氧化 安定 性 指标 更 有 重要 
BX. 


氧化 电流 oxidation current 7E 
极 上 氧化 反应 产生 的 电流 -。 
氧化 电势 溶出 法 oxidic potentio- 
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metric stripping analysis; OPSA 利用 
SA FHS mE a SE I aK 4k 
的 金属 氧化 使 之 游 出 ， 沁 录 电 位 -时 间 
HAM ATH. BATA RE SH 
混合 金属 。 

Mitr oxidation potential 氧化 
电流 开始 流出 时 的 电位 。 

Sit ERE oxidation reduction 
titration, redox titration 以 氧化 还 原 反 
应 为 基础 的 容量 分 析 方 法 。 它 以 氧化 
剂 或 还 原 剂 为 注定 剂 ,直接 滴定 一 些 具 
有 还 大 性 或 氧化 性 的 物质 ;或 者 问 接 滴 
定 一 些 本 身 并 没有 氧化 还 原 性 ,但 能 与 
某 些 氧化 剂 或 还 原 剂 起 反应 的 物质 。 
WR EASE A RPE BS 
BoE MEH ES, SC 
WEET fa Re ae a ME SL 
和 种 有机物, 应 用 十 分 广泛 。 

SEB te redox potential 是 
—THE BER METEENS, 
可 用 必 给 定 的 氧化 还 原 反 应 进行 方 
向 、 次 序 和 程度 的 判 据 。 当 金属 电极 
漫 在 该 金属 的 盐 类 溶液 中 时 ， 人 金属 电 
BRENT TEP iA 
BRD HARE RT at ARRAN 
向 ; 同时 企 电 极 上 负电 场 的 吸引 下 ， 
溶液 中 的 金 忆 离子 也 有 在 电极 的 表面 
子 而 带 负 电 ， 靠 近 电 极 表面 的 深 液 中 
ARR eS mae, JERE 
谓 的 双 电 层 ， 电 极 和 溶液 之 间 构 成 一 
定 的 电势 差 。 其 数值 因 电 极 材料 和 人 金 
PERMA ANT, PR a 
Hes mak Me ew. BH 
定 ， 以 1.01325 x 10°Pa 氢气 所 饱和 


的 铀 黑 电 极 与 含有 Imo: LA 
子 的 溶液 之 间 的 电极 电势 差 定 为 零 作 
为 基准 ， 与 待 测 体 系 构成 电池 ， 所 测 
得 的 该 电池 的 开路 时 的 电动 势 ， 数 值 
上 即 等 于 待 记 电极 电势 的 值 。 其 符号 
由 该 电池 电流 方向 所 决定 。 电 子 流 向 
外 电路 的 电极 ， 其 电极 电势 定 为 俩 
情 。 并 将 1.01325 x 10°Pa F, RR 
中 参加 电极 反应 的 离子 活 度 为 lmol - 
L 1! 时 的 电极 电势 称 为 标准 电极 电 
势 ， 即 在 标准 状态 下 这 个 电池 的 电势 
HEE M/M 电势 ， 记 和 作 
& 


Payne 
用 来 表示 电极 反应 为 ; M eM + 
ne 时 的 标准 电极 电势 ， 即 氧化 (还 
Ri) 电势 。 非 标准 状态 下 的 气 化 


: 《还 原 ) 电势 ， 可 根据 Nemst 方程 进 


行 p= + iin 人 计算。 涉 中 p* 是 
标准 氢化 (还原) 电势 ; 站 为 气体 
常数 ; 了 为 绝对 温度 ; n 为 这 一 氧化 
反应 中 电子 转 称 数 ; 下 为 法 拉 第 常 
Bo 为 氧化 态 物 质 流 度 ; om 为 还 
Riik. HARE CER) 
电势 进行 比较 ， 可 以 准确 无 误 地 判断 
EREA (或 还 原 剂 ) 的 氧化 (还 
原 ) 能 力 的 高 低 。 

KLEA oxidoreductase {EM 
分 子 间 的 氧化 还 原 反 应 中 起 催 北 作用 
的 酶 的 总 称 ， 包 括 氧 化 酶 和 脱氧 酶 两 
类 。 如 葡萄 精 气 化 酶 、 乳 酸 脱 氢 酶 、 
细胞 色素 氧化 酶 及 过 氧化 氮 酶 等 。 

SIERRA redox indicator 
REEERE PATE RES AN 
某 些 化 学 物质 。 可 分 为 三 类 : (1) 


学 
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自身 指示 剂 。 lin, AERA) 


(KMnO,) 法 中 ， 当 用 KMnO。 滴定 


无 色 或 浅 色 的 还 原 剂 济 液 时 ， 稍 微 过 


HESS Mn0。， 即 可 使 滴定 洲 裕 明 粉 红 
色 ， 指 示 终 点 的 到 达 : (2) 显 色 指 
示 剂 ， 它 本 身 不 具 氧 化 还 原 性 ， 但 能 
与 氧化剂 或 还 原 剂 产生 特殊 的 颜色 来 


指示 酒 定 终 点 ,例如 ， 砚 明 法 中 常用 | 


TERA TE in Al, ERE SB (1,) 
BAL RR AIL. HARE 
溶液 蓝 色 的 形成 或 消失 (1 的 形成 
或 还 原 为 1 ，， 可 用 于 判定 滴定 终 
点 ; 《3) 滴定 中 发 生 氧 化 还 原 反 应 


的 指示 剂 ,是 应 用 最 多 的 JE | 


原 指 示 剂 。 这 类 指示 剂 的 氧化 访 和 还 
原 态 具有 不 同 颜色 ， 当 滴定 刘 化 学 计 
Ean, Ba Beit (REE 
性 ) 滴定 剂 就 能 使 它 氧 化 【或 还 原 ) 
成 它 的 氧化 态 (RERE) 产生 特 
征 的 颜色 变化 而 指示 终点 的 到 达 。 
MiB oxidative phosphoryla- 
tion 是 生物 体内 重要 的 能 量 转换 途 
径 。 主 要 指 在 线粒体 内 进行 的 生物 所 
化 过 程 中 ， 宏 放出 的 能 量 可 使 二 磷酸 
RE CADP) 氧化 磷酸 化 ， 生 成 含 两 
TAREN ARRE (ATP), 
后 者 在 需 能 的 场所 又 能 释放 能 量 ， 
此 所 化 磷酸 化 成 为 生物 体内 一 种 有 效 
的 贮 能 方式 。 它 是 需 氧 细胞 生命 活动 
的 基础 ， 是 主要 的 能 量 来 源 。 
SLAM AR alumina TLC 
plate HAA 5% ~ 20% 4 RMA 
RAK, WAAR - 
块 玻璃 或 其 他 材料 的 平板 上 ， 形 成 -… 
JERE. RPC it 


， sorption 


ix, ALO, 的 粒度 为 5 ~40pm, ER 
面积 100 ~350m" ，g'， 平均 孔径 为 
20 ~ 80nom， 氧 化 铝 薄 层 色 谱 板 被 广 
斌 用 于 中 等 极 性 的 化 合 物 的 分 离 。 

its BiB alumina chromatog- 
raphy = LATS HE 9 ER a et 
的 吸附 色谱 方法 ， 

SBR aluminum oxide ad- 
氧化 铝 是 对 术 具 最 太 亲 种 
性 的 固体 之 一 。 由 于 它 的 亲 水 性 和 大 
的 表面 积 ， 队 用 于 色谱 固定 相 外 ， 工 
坚 上 重要 的 应 用 基 气 体 和 液体 的 干 
wh, 可 用 它 十 燥 的 工业 气体 包括 : 
Ar, He, $0,, NH, AMAA. MA 
烷 等 - 特别 重要 的 应 用 是 干燥 由 石油 
坑 分 热 裂 解 生产 的 碳 氢 化 物 。 

REIER oxidizing flame 可燃 
混合 气 中 助燃 气 含量 高 于 屁 学 计量 时 
燃烧 所 形成 的 火焰 。 燃 烧 完 全 ， 但 不 
很 稳定 ， 火 焰 中 筑 气 的 分 压 较 大 ， 富 
AA OH, 0, O. NO 等 氢化 性 物 
m. 呈 氧 化 性 。 随 着 助燃 气 含量 升 
高 ， 火 炮 混 讼 降低 。 适 用 于 氧化 物 稳 
PER MIM CMS. wW., ah E 
等 ) RAGE. AEA UL eR 
离 元 素 的 测定 。 

氧化 亚 氨 - 乙 抉 火焰 nitrous oxide- 
acetylene flame 一 种 广泛 用 上 十 原子 
吸收 光谱 分 析 前 高 温 化 学 火焰 。1965 
年 威尼斯 (J. B. Willis) 首先 将 它 用 
于 原子 吸收 光谱 分 析 。 根 据 计 算 ， 其 
最 高 火焰 温度 为 3152K， 实 验 测 定 值 
是 2990K， 最 高 燃烧 速度 是 160cm - 
s ,在 室温 下 着 火 下 限 和 上 限 分 别 
为 2.2 驴 和 67 禹 【体积 比 )。 主 要 的 
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REA AE AM HABE, ERE, K 
焰 的 红色 内 燃 区 (分 析 区 ) Be 
CN. NH 等 还 原 性 物质 ， 有 利于 易 形 


成 难 解 离 气 化物 的 高 温 元 素 的 原子 : 


化 ,相当 前 在 火焰 原子 吸收 光谱 分 析 


中 性 一 获得 广泛 实际 应 用 的 高 慢火 | 


焰 。 缺 点 是 在 某 些 光谱 波段 区 有 很 强 
的 自发 射 咯 上 和 高 温 引 起 的 元 素 原 于 
的 电离。 使 用 该 高 温 火 焰 要 注意 安 
全 ， 点 火 时 ， 先 点 燃 空 气 - 乙 糯 火炉 ， 


FRI UEFA HOE R-AR AM, fore | 


KAI. SCHAAR A 
BRR ZSA E ERK 
Ho 现代 化 的 原子 吸收 光谱 仪器 能 对 
发 焰 实 现 自 动 控制 ,保证 安全 
地 工作 。 

MEG BB oxygen electrode Hi 
克拉 克 氧 电极 条 。 

RBA  oxygen-shielded Name 
PANNA SBR aS On, TRHA 
ARAHAL, SLAC HEAL, 
ARR. PACES SUEZ. 
R, REFEREE, EBEE 
升 高 ,但 整个 火焰 仍 保 持 畜 燃 状 态 ， 
内 燃 区 呈现 强 还 原 性 ,可 用 于 铅 、 
BoA. Hh. SSRV RR 
氢化 物 的 元 素 的 测定 。 燃 烧 器 结构 揽 
杂 ， 温 度 不 及 氧化 亚 氮 高 ， 未 能 得 到 
广泛 的 应 用 。 

A sampe 又 称 为 子 样 。 从 总 
体 所 包含 的 全 部 个 体 中 拙 取 的 一 部 分 
个 体 的 集合 。 样 本 中 所 包含 个 体 的 数 
A, RAHA RH, 又 称 样 本 
的 大 小 。 

样本 标准 (41) Æ sample stand- 


由 样本 值 计算 的 标准 


ard deviation 
W, ENS 
is (x 
N nl | 

RP, x, 是 单 次 测定 的 样本 值 ; * 是 
样本 值 的 平均 值 ; n BR 
目 ; 3 是 总 体 标准 偏差 o 的 无 偏振 计 
值 ， 用 来 估计 总 体 标准 偏差 没有 系统 
误差 。 标 准 偏差 不 具有 加 和 和 性。 它 是 
分 本 测试 中 最 常用 来 表征 测量 精密 度 
的 参数 。 

样本 方差 sample variance 
本 值 计 算 的 方差 ， 记 为 号 


s? >» Cx; 一 和 


S= 


由 样 


n-i 


i 式 中 , 是 单 次 测定 的 样本 值 ; * 是 


样本 值 的 平均 值 ; n EEEN 
A, RARE: 闻 是 总 体 方差 r 
的 无 偏 佑 计 值 ， 用 来 估 评 总 体 方差 没 
有 系统 误差 。 方 差 具 有 加 和 性 ， 其 方 
ARK FEA EE 

样本 净化 sample cleanup 从 待 
测 样本 提取 液 中 将 农药 与 杂质 分 离 并 
ARRAK, EAER ME p 
EREHE, pR, E 
色素 、 有 机 酸 和 糖 等 会 同 农药 一 起 被 
提取 出 来 ,严重 干扰 残 贸 量 的 测定 。 
净化 的 要 求 和 方法 ， 和 检测 方法 有 
Xo MURA AER EE EN 
AERA RAMAKBN, KE 
BRAHAM ARH 
SA Tae SE eA LS 
MARA TEHA t,t 
化 要 求 必 须 严格 ， 否 则 杂质 会 影响 测 
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定 结果 , 还 可 能 污染 检测 器 。 常 用 的 


禄 化 方法 有 液 - 访 分 配 法 、 柱 层 析 法 、 | 


UPAR BIA. HLA. BELA Le 
法 ， 固 相 革 取 法 等 。 

REX (3) EG mean of sample 
一 组 样本 测量 值 的 平均 值 ， 全 部 测量 
值 总 和 除 以 测量 定 次 数 。 分 为 简单 平 
SHE RIGO AY AI OR. TE 
有 限 次 测量 中 ， 对 样本 进行 多 次 重复 
测量 所 得 到 的 平均 值 ， 是 一 组 测 最 秆 
中 出 现 概率 最 大 的 值 ， 是 总 栖 平 均值 
的 无 偏 佑 计 值 ， 因 此 ， 可 用 它 来 报告 
MABE, 

ABM sample size; sample ca- 
pacity MERE AAAS. BHAR 
MAS MHRA. 

样本 提取 sample extraction ”化 学 
分 析 中 用 溶剂 把 农药 从 试 样 中 提取 出 
来 的 步 允 。 需 根据 试 样 的 类 型 、 衣 药 
称 类 、 试 样 中 脂肪 、 水 分 含量 和 最 终 
测定 方法 等 来 选择 提取 方法 和 提取 溶 
剂 ， 以 便 尽 可 能 完全 地 提取 出 试 样 中 
所 含 的 农药 ， 而 尽量 少 地 提取 出 干扰 
物质 。 残 留 分 析 试 样 中 农药 含量 其 
微 ,提取 效 率 的 高 低 直 接 影响 结果 的 
淮 确 性 。 提 取 方 法 因 样 品类 型 不 同 而 
不 同 ， 太 体 可 分 为 五 类 ; 《1) 水 样 ， 
直接 用 冲剂 提取 或 用 吸附 剂 吸 举 提 
取 ; (2) 土壤 样本 ， 上 用 舍 水 溶剂 或 
混合 溶剂 提取 ; (3) PKB RHE 
A, WAR. ARS, eka 
的 溢 剂 或 混合 溢 齐 提取; (4》 会 脂 
上 肪 县 高 的 样本 ， 如 谷物 、 豆 类 、 油 料 
作物 等 ， 用 非 极 性 或 报考 小 的 溶剂 提 
Ri: (5) 动物 组 织 ， 用 消解 法 手 取 。 


样本 值 sample value 对 样本 进 
行 测量 所 得 到 的 测 其 值 。 样 本 值 是 一 
全 随机 变量 ， 由 不 同 的 样本 所 得 到 的 
样本 值 可 能 是 不 同 的 。 在 测 基 值 遵从 


| 正 态 分 布 的 条 伞 下 ,样本 值 红 指定 的 


MERWE (x -uo,，*+wr) KË 
A., HF, s 为 与 指定 概率 有 关 的 系 
数 ， 可 由 正 态 分 布 表 中 查 到 。 样 本 平 
均值 + 是 总 体 平均 值 j 的 无 偏 佑 计 
信 ， 用 来 估计 总 体 平 均值 没有 系统 
误差 。 

Emi sample zone 采样 环 中 的 
样品 堆 载 流 推 人 到 流 路 系统 后 ,样品 
按 流体 力学 规律 形成 了 一 个 特殊 形式 
的 分 散 带 ， 称 为 样品 带 。 

样品 复 型 topography copy 将 固 
HEFE Gh He m 8 OWE AR R H E A aE 
E. AmE a a E 
样品 表面 形 摇 的 一 种 方法 。 一 般 采 用 
火 棉 胶 等 无 结构 材料 进行 复 型 ， 一 般 
复 锤 的 分 辨 率 可 以 达到 2 ~ 5nm， 主 
要 有 断口 复 型 、 金 相 复 型 和 得 取 复 
H. SATS. BOR. Æ 
变 条 纹 、 磨 损 表 面 、 第 二 相形 态 及 其 
Th. BRAS. 

样品 环 sample loop REE 
SRE RH, ARERR fb Ae 
定 进 样 体积 的 金 必 管 ， 其 体积 是 国定 
H WAGE PAR EARE 10, 
20, SO) HERRE. 

EMA sample excitation 光源 
提供 能 量 使 样品 燕 发 并 形成 气态 原子 
或 进一步 吸收 能 量 电离 成 离子 。 原 子 
或 离子 从 较 低 能 态 既 迁 到 较 高 能 态 的 
过 程 称 为 激发 。 处 在 激发 态 的 原子 或 
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离子 不 稳定 ， 当 其 串 到 基态 或 较 低 能 
念 时 可 发 射 辐射 。 

样品 污染 
是 指 样品 在 分 析 过 程 中 受到 的 污染 。 
在 电子 能 谱 分 析 中 ， 样 铝 污 桨 主要 来 
自 于 真空 室 中 的 残余 有 机 物 、 活 性 氧 


sample contamination 


以 及 水 分 等 。 当 真空 度 低 时 ， 样 品 表 


面 就 很 容易 苓 这 些 环境 成 分 所 污染 。 
在 电镜 分 析 中 ， 样 路 污染 一 方面 来 自 


于 真空 中 的 各 污染 物质 ， 另 一 方面 来 | 


自 于 电子 与 形 面 吸附 物质 的 作用 ， 最 
BREH in BPE, 

样品 吸 喷 速度 rate of sample aspi- 
ration 简称 进 样 连 度 ， 是 单位 时 间 
Ae te A KA (ml - 
min 1)。 吸 时 速度 过 大 ， 气 溶胶 粒 
BA, Æ if ii kB AS i h a 
{ms 级) TAEHAE, RBA 
原子 化 ， 对 原 手 吸收 信号 不 仅 没 有 贡 
献 ， 反 而 会 消耗 大 量 热量 ， 对 火焰 有 
强烈 的 冷却 效应 。 吸 喷 速 度 过 小 ， 会 
降低 测定 灵敏 度 。 合 适 的 吸 喷 速度 需 
通过 实验 确定 。 

样品 预 处 理 。 sample pretreatment 
根据 分 析 方 法 的 要 求 ， 在 果 样 后 到 化 


学 分 析 之 前 ， 为 制备 适合 于 测试 而 也 ， 


先 对 样品 进行 适当 的 处 理 ， 如 过 籍 、 
ARSE. BEE. We, RL a. tt 
i. HR. Bob. WR OB. 三 
4, REFRE. EL aE 
品种 类 和 分 析 要 求 可 以 使 用 其 中 一 部 
分 或 全 部 预 处 理 操作 。 

un A sample evaporation H 
光源 提 殿 能 基 使 样品 从 固态 或 液态 转 
变 为 气态 的 过 程 称 为 样品 燕 发 。 样 品 


| 的 蒸发 行为 与 样品 基体 成 分 和 化 测 元 


素 的 性 质 有 关 ， 因 此 控制 样品 的 蒸发 
过 程 可 适当 改善 测量 效果 。 如 将 易 挥 
发 的 元 素 预 先 燕 发 出 来 ， 而 难 挥发 的 


， 基 体 随后 菠 发 ， 可 提高 易 挥发 元 素 的 


检 出 限 。 


WA remote sensing 


一 种 自动 化 


程度 很 高 的 监测 手段 ， 其 重要 功能 是 


可 以 进行 远 距 离 、 大 地 域 万 至 全 球 性 
的 跟踪 测量 ， 从 而 更 全 面 、 更 深信 和 
综合 地 了 解 目 标 成 分 在 大 范围 内 的 转 
移 、 传 递 过 程 ， 提 供 定点 、 定 域 或 近 
PAE = BS 
SB. ERRARAW ERE SWE 
点 ， 仅 用 一 台 设 备 即 可 流动 连续 操 
作 ， 迅 速 地 获得 大 区 域 三 维 空间 的 实 
时 数据 。 例 如 ， 可 以 测定 大 气 中 污染 
PHS, ASR, S 
染 物 的 迁移 流 率 ， 烟 羽 的 动态 分 布 ， 
大 气 扩散 参数 以 及 定量 研究 点 源 、 面 
源 、 流 动 源 扩散 规律 等 。 这 种 技术 的 
局 限 性 是 仪 能 测 出 污染 物 的 相对 浓 
E, 必须 异 助 于 其 他 手段 方 可 换算 成 
某 一 区 域内 的 平均 深度， 同时 从 环境 
监测 的 变 求 来 看 灵敏 度 还 不 够 高 。 目 
HAT ASRS MAR a 
AICHE EM 

还 感情 里 叶 变 换 红 外 光谱 法 re 
mote sensing Fourier transform infrared 
spectroscopy ”一 门 较 新 的 测量 热气 体 
温度 的 技术 。 用 高 分 辩 的 傅 颗 叶 变换 
红外 光谱 仪 测量 热气 体 的 分 子 光 谱 ， 


| 能 够 获得 清晰 的 分 子 带 状 光谱 的 转动 


精细 结构 。 由 于 受 激 旋转 能 态 的 相对 
布 居 数 强烈 地 与 温度 有 关 ， 可 采用 红 
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外 光谱 法 来 测量 热气 体 湿度 。 该 方法 
的 优点 是 : (1) 非 接触 式 的 、 腺 测 、 
不 干扰 热气 体 流 场 ; (2) SST 
激发 转动 能 态 产 生 的 精细 结构 中 的 - 
系列 光谱 线 的 闪 谱 强度 与 温度 的 关系 
来 央 定 越 气体 温度 ， 所 信 算 的 温度 要 
比 采 用 其 他 的 方法 宙 出 的 讽 度 准确 得 
多 ; (3) 借助 十 热气 体温 度 和 那些 
具有 红外 激活 振动 跃迁 的 各 种 气体 的 
AE, TERS. 

药剂 持 留 能 力 relentivity of pesti- 
cides ”又 称 粘 着 性 。 指 药剂 在 狗 体 表 
HERIR RRE. SARA EEL 
粉 粒 或 药 膜 的 方式 覆盖 在 靶 标 表面 ， 
其 粘 附 能 力 表现 为 机 械 性 精 附 、 物 理 
粘 附 和 化学 厅 合 性 粘 附 。 

HHHH pharmacokinetic 
parameter 在 药物 动力 学 研究 中 ， 药 
物体 内 过 程 的 特征 是 以 药物 动力 学 参 


数 来 表示 的 。 根 据 和 参数 的 大 小 可 以 分 | 


析 药 物体 内 过 程 的 规律 ， 预 言 药物 的 
变化 趋势 。 参 数 可 由 不 同 的 药物 动力 
学 模 导 经 特定 的 数学 公式 计算 而 得 ， 
主要 的 参数 可 分 为 以 下 几 类 : (1) 
表示 药物 在 体内 吸收 快慢 和 程度 的 参 
HK, WR. Be. A 
峰 时 间 、 曲 线 下 面积 、 生 物 利 用 度 ; 
(2) 表示 药物 在 体内 分 布 情况 的 参 
数 ， 有 分 布 速率 常数 、 表 观 分 布 容积 
等 ; (3) 表示 药物 从 体内 消除 情况 
的 参数 ， 如 消除 速率 常数 、 生 物 半 误 
斯、 总 清除 率 、 器 官 清除 率 等 等 。 

药物 蟒 选 测定 drug screening as- 
say MMA MURR MIAH 
BRAM GL. R. BAAR 


进行 疑似 药物 的 定性 分 析 。 所 选 方法 
应 具备 较 高 的 敬 感 性 以 避免 假 阴 性 结 
果 。 对 于 阳性 结果 应 重 算 测 定 并 加 以 
TE, 

Sih NiE field and/or 
biological monitoring JH Æ # fE tE ER 
FPR at EAT, ABER ok 
生物 、 生 物 指数 、 物 种 多 样 性 指数 、 
群落 代谢 、 和 后 物 测试 、 生 理 生 化 特征 
及 残 毒 等 方法 监测 大 气 、 水 体 环 境 质 
量 或 污水 、 度 水 毒 性 。 如 根据 植物 中 
毒 症 状 判 断 某 地 或 某 工 厂 的 大 气 汽 染 
情况 : MARA GS. MTEC A BI gk 
之 间 出 现 不 规则 的 白色 、 黄 色 斑 点 或 
块 状 环 死 ， 反 映 SO, 污染 ; 烟草 叶片 
出 现 红 棕 色 班 点 状 坏死 ， 指 示 0 25 
染 ; 番 曹 叶 背 出 更 古铜色 坏死 、 叶 片 
Si, AHR ZEB (PAN) 
污染 ; AWE, RENAL 
RISER. 

RE drop counter-curent 
chromatography; DCCC 一 个 轻 的 与 
管 壁 表面 的 亲和力 弱 的 液 相 在 通过 荔 
一 重 和 的 、 互 不 混 深 的 液 相 时 ， 能 观察 
到 非常 活路 的 界面 运动 而 形成 离散 的 
液 滴 ，、 液 滴 作为 流动 相 、 和 连续 不 断 地 
穿 过 作 固 定 相 的 流 相 ，、 从 而 有 效 地 提 
殿 稳 定 的 交换 界面 。DCCC 的 仪器 是 
数 百 根 租 互 连接 的 小 孔径 硅 烧 化 琉璃 
管 柱 ， 柱 管内 充满 液体 固定 相 ， 流 动 
相 滚 滴 连 续 穿 过 所 有 和 柱 管 ， 在 理想 的 
条 件 下 ,如果 每 个 液 酒 在 此 栖 系 中 能 
保持 一 定 的 离散 度 ， 那 么 它 就 会 形成 
一 个 塔 板 ， 样 品 在 周 定 相 和 液 滴 之 间 
REPRESSED 
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AAE liquid-snlid chromatogra- 
phy 流动 相 为 液体 ， 而 国定 相 为 同 
性 的 色谱 分 离 模 式 。 液 相 色 谱 可 按 固 
定 相 的 状态 分 为 液 - 滚 色谱 和 液 国 色 
谱 两 类 。 

液 品 周 定 相 
ry phase 对 色 谐 分离 起 实质 作 甩 的 
TAG EBA RS) Fa eH, 

AA liquid film separation 
AB EAS AS PR R A AHEHE 
E, AA SR A OE is 
HASRMARWAE. CRRA 
HER ARERR A Ei. M 
FRM, Wa A 
过 液 膜 进 入 腊 内 相 而 得 到 富 集 。 液 腊 
ST MER, BRR, PAP SET 
HR. WAE Nat. K’. Cs’. Cut 等 
阳离子 以 及 Cl. S07. NOS 等 阴 
BT. 

AS MF TERA liquid ion ex- 
changer 具有 离子 交换 功能 基 团 ， 
可 共 用 于 离子 交换 分 离 的 液体 有 机 北 
BD (MBATR). ENKSER 
FeAl, BENET ise 
涂 溃 到 争 孔 硅胶 或 非 极 性 键 合 相 上 ， 
形成 动态 包 儿 离子 交换 层 ， 可 进行 动 
态 离子 交换 色谱 分 离 。 

EH liquid cells 
UE EE ERIE. PA APY 
浪 体 池 均 由 一 片 能 透 过 红外 光 的 窗 片 
及 能 使 液体 池 产 生 一 定 厚度 的 垫 片 组 
Wo FB Sp EE A He A EI fe a a. 
EE PR HE eR 
封 池 ， 由 两 个 窗 片 中 间 以 阐 隔 片 组 成 
TOK. BES A EA, EE 


液体 池 是 用 ; 


Sha Ziel Da A a aA, £ 
要 用 于 定量 分 析 。 团 定 液 池 的 厚度 四 
为 安装 时 压 紧 的 络 故 ， 往 往 要 比 原 来 
选择 的 铅 刚 片 厚度 要 小 因此， 固定 


” 液 池 必须 先 用 干涉 条 纹 法 测 曲 其 精确 


， 的 厚度 。 可 印 液 池 的 组 成 与 固定 液 池 


liquid crystal stationa- . 


| 相同 ， 不 过 窗 片 间隔 片 一 般 使 用 铝 箱 


AEA ARE, BRA SAA E] 
AFE. AA BA Ay 
ISpm, HFA te Ae, 
Hy FS Ba i BET EE 
测定 。 除 此 之 外 ， 还 有 体积 很 小 的 徽 
量 池 用 于 测定 微量 样品 ， 其 体积 可 小 
Eal; 供 变温 操作 时 使 用 的 加 盐 
池 、 低 温 池 等 。 

溢 体 二 次 离子 质谱 法 
ondary ion mass spectrometry; LSIMS 
二 次 离子 质谱 法 的 一 种 。 将 样品 与 被 
(EMIS, FLT ULI aa Ra 
的 一 次 离子 (如 Ar*, Xe’, Cs’ 
等 } MRA RRS WTS t. 
从 而 生成 样品 二 次 离子 。 该 法 得 到 的 
WE SHRAT Reem (FAB) 得 到 
ALP. He A 
的 分 析 。 

液体 高 分 辨 NMR liquid high 
resolution NMR 液态 化 合 物 或 固体 
化 合 物 的 溶液 ,在 不 黏稠 的 状态 下 
(BRAY AS A), 
NMR GA. KARARAN SHS 
HERE. Cee A SRS 
SE, RDF O. SHz， 利 用 这 些 信 息 
可 以 推测 单个 化 合 物 分 子 内 部 的 结 
构 , 常 称 为 液体 高 分 辨 NMR W. 
常 所 说 的 NMR 谱 实际 上 大 多 数 场 合 


liquid sec- 
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下 是 指 此 种 类 型 的 NMR 谱 。 

液体 接 界 电势 
tential SPRITE aR R E H 
是 两 种 组 成 或 浓度 不 同 的 电解 质 溶液 
相 接 触 时 ， 在 界面 陋 侧 产生 的 电势 
差 。 在 液体 接 界 区 域 ， 离 子 会 向 浓度 
较 低 的 一 侧 扩 获 。 溶 液 中 各 种 正人 负 离 
TP RES FE), 使 界面 两 出产 生 电 
势 益 。 菠 眉 接 办 电势 数值 不 大 ， 一 般 
不 超过 0. 03Y。 了 工业 电化 学 测量 及 精 
EERTE SME PUER, 
(ATE REHA, WE 
势 属 非 平衡 电势 ， 它 的 存在 影响 了 电 
极 电 势 的 正确 测量 。 故 精确 的 电动 势 
测量 工作 应 采用 无 液体 接 界 的 电池 。 
在 有 些 无 法 消除 不 同 电解 质 深 液 接 界 
的 情况 下 ， RAE “SOR” SR 
接 电 势 的 有 效 方法 。 使 用 盐 桥 后 电势 
测量 精度 均 为 1 ~2mY。 

AHERE resistance of liquid 
mass transfer 指 组 分 分 子 由 气 液 界 
面 扩 艇 至 固定 液 内 部 进行 浓度 分 配 ， 
达到 平衡 后 再 返回 两 相 异 面 的 传 质 阻 
力 。 由 于 存在 传 质 图 力 ， 传 质 速率 有 
限 ， 传 质 过 程 不 能 瞬间 完成 ， 因 此 引 
起 了 区 域 的 扩展 。 液 相传 质 阻 力 随 流 
动 相 流速 的 增加 而 增加 ， 另 外 还 与 样 
ae eI. ERATE. MARA 
布 状态 以 及 柱 温 等 有 关 。 参 见 传 质 阻 
力 条 。 

MBSA liquid phase chem- 
luminescence 反应 物 都 为 液体 的 化 
学 发 光 称 为 液 相 化 学 发 兴 。 通 常 说 的 
化 学 发 光 主 要 是 指 液 相 化 学 发 光 。 液 
粗 化 学 发 光 已 被 广泛 地 应 用 各 种 分 析 


liquid junction po- : 


领域 。 

AHEM liquid chromatography 
以 液体 为 流动 相 ， 以 固体 或 液体 为 固 
定 相 的 色谱 方法 . 它 包 括 柱 液 相 色谱 
法 和 平板 液 相 色谱 法 GRE R 
层 色谱 )， 在 不 做 等 殊 说 明 的 情况 
下 ,通常 指 柱 液 相 色谱 。 

液 相 色谱 - 情 里 叶 变 撞 红 外 光谱 联 
用 LC-FTIR RS Boe 
换 红 外 光谱 相 结 合 的 -种 分 析 方 法 。 
渡 相 色谱 的 特点 是 不 受 样品 挥发 度 和 
热 稳定 性 的 限制 ， 分 离 效 率 商 。 它 与 
红外 光谱 定 人 性 鉴定 的 有 效 性 相 结合 ， 
为 沸点 高 、 极 性 强 、 热 稳定 性 差 的 大 
分 子 和 生化 活 任 物质 等 的 分 离 、 鉴 定 
和 分 析 提 供 了 有 效 手 段 。LC-FTIR 联 
用 系统 主要 由 色谱 单元 、 接 口 和 红外 
庶 仪 组 成 。 

灌 相 色谱 -质谱 分 析 法 liquid cho 
matography-mass spectrometry; LC-MS 
eee CR) WAB 
谱 分 离 与 质谱 检测 相 结 合 的 分 析 方 
法 。 该 方法 结合 了 流 相 色谱 的 高 分 离 
能 为 和 质谱 的 定性 能 力 ， 因 此 ， 适合 
于 组 成 未 知 或 无 对 照 品 的 组 分 的 分 
析 , 在 生物 医药 等 许多 领域 得 到 
了 应 用 。 

AHAC- liid choma- 
tography-mass spectrometer 简称 液 质 
KA., E (AA) 液 相 色谱 仪 与 
质谱 仪 的 组 合 仪器。 启 可 以 将 质谱 仪 
看 作 液 相 色 谱 仪 的 检测 器 ， 也 可 以 将 
液 相 色 说 仪 看 作 质 谱 仪 的 带 在 线 样品 
焉 分 离 处 理 功 能 的 进 样 装置 。 

WRATH liquid phase loading 
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FESR BRR) 色谱 中 载体 表面 
所 能 承受 国定 访 的 量 。 其 大 小 取决 于 
载体 表面 的 结构 、 载 体 的 比 表 面积 和 
FLA. WET ABER + 38 RRL IC 
Hie O A4 ~2pm, FR lpm, Æ 
面积 约 为 4m + go, RO BRT 
A CARH). ARAL 
REABAAS ~ 9pm， 表 面积 约 为 
im egi, WRH REP, 

EAS HELF liquid core optical fiber 
BELAREA mE, AAM 
常 采用 CS, 【其 折射 率 1.61 > 石英 折 
射 率 1. 46)。 将 等 测 样品 各 种 浓 彰 的 


CS, ARRAS OA RI. A | 


EO SAR, OGM RA 
at, Fi EES BORE 
Fee S ET UR RS SE 
10° 倍 。 是 测定 极 低 浓度 (10-" -~ 
10°" mol + JTJ) 的 一 种 拉 曼 增强 
新 技术 。 

液 - 液 分 配色 庶 法 liquid-liquid 
partition chromatography 根据 溶质 在 
液体 固定 相 中 的 溶解 或 吸附 能 旋 的 不 
同 ， 因 而 在 两 相间 分 配 系 数 不 同 使 溢 
质 达 到 相互 分 离 的 色谱 方法 。 

M-RE liquid-liquid chroma- 
tography ”流动 相 和 固定 相 都 是 液体 的 
色谱 方法 。 作 为 固定 相 的 液体 往往 是 
通过 吸附 . 拨 键 或 范 德 华 力 永 久 地 或 动 
ASP ia Se ERRE, APS 
数 情况 下 ,固定 相 液体 都 存在 一 定 的 流 
拓 , 使 色谱 柱 的 稳定 性 受到 一 定 影响 ， 
因此 ,其 实际 应 用 受到 了 限制 。 

液 - 质 联 用 仪 
phy-mass spectrometer; LC/MS; LC- 


liquid chromatogra- 


MS 液 相 色谱 与 质谱 羽 连 接 的 联 用 
装置 。 混 合 物 样品 溶液 通过 液 相 色谱 
SRS, FRU HE A, Xt 
SAE RB. h TARRE 
在 高 真空 下 工作 ， 样 品 在 引 人 质 谱 仪 
之 前 ， 必 须 除 去 液 相 色谱 流动 相 中 的 
太 量 溶剂 。 因 此 湾 相 色谱 与 质谱 之 间 
加 -接口 。 通 常用 液 - 质 联 用 仪 分 析 
热 不 稳定 、 难 挥发 的 化 合 物 。 

一 滴 液 相 色 谱 法 one drop liquid 
FL Site ME Sh ea 


chromatography 
LEET 

— Rit Mfr coherent system 
of unit of measurement 出 一 组 基本 单 
位 与 一 贯 导出 单位 组 成 的 单位 制 。 通 
过 比例 系数 为 1 的 公式 ， 用 基本 单位 
和 辅助 单位 表示 的 导出 单位 ， 称 为 一 
贯 计量 单位 。 在 国际 单位 制 中 ， 全 部 


| SI 导出 单位 都 是 一 贯 计量 单位 ， 如 


在 国际 单位 制 中 ，m 和 s 都 是 基本 单 
位 ， 而 速度 单位 m. s ”就 是 通过 比 
讽 系 数 为 1 的 公式 ， 用 基本 单位 表示 
的 单位 ， 是 一 个 一 贯 计 量 单 位 。 但 按 
约定 比率 由 第 定单 位 组 成 的 引 单 位 
的 倍数 单位 【如 Lh 等 于 3600s，h 是 
a 的 非 十 进 倍数 的 单位 ) 与 接 约 定 比 
率 由 给 定单 位 组 成 的 氏 单 位 的 分 数 
单位 【如 lm 等 于 1000mm, mm 是 m 
TES), ARB 
单位 。CGS 制 和 国际 单位 制 都 是 一 其 
单位 制 。 参 见 国际 单位 制 条 。 

一 级 标准 物质 primary reference 
material 用 权威 测量 方法 或 其 他 两 
种 及 两 种 以 不 同 原理 的 准确 可 车 的 
方法 测量 标准 物质 的 特性 量 值 ， 定 首 


的 组 分 均匀 、 稳 定 、 淮 确 度 达 到 国内 


， 一 级 者 合 谱 。 


最 高 水 平 ， 并 经 同 家 计 其 权威 机 构 审 | 


A. 批准 颌 布 平 授权 生产 的 慰 准 物 
质 。 一 级 标准 物质 主要 用 来 评价 标准 
方法 、 作 为 促 武 分 析 的 标准 与 对 一 级 
标准 物质 定 值 ， 

— EE first level ionization JF 
子 分 异 成 一 个 电子 和 -个 离子 的 过 
x, RAR. 

一 级 离子 线 first level ionic line 
在 一 级 电离 中 产生 的 离子 被 光源 激发 
E. THRRET EATHAR. 
为 一 级 离子 线 ， 在 光谱 中 ， 用 罗马 数 
FIRR. 

— HM Ei first order coupling 
spectrum 4) PARAM HG P, 
当 丙 共振 核 &、8 间 的 化 学 位 移 之 差 
《以 Hz 计 ) SEMZE HS OR 
Jatt! 6 一 B61 “Jy, >56 ， 此 时 谱 
峰 所 呈现 的 耦合 改 分 峰 数 目 应 满足 
2 + 规律 ， 基 个 核 与 二 个 核 自 旋 
AIRFARE, WAIA 
RAER ntl 条 ; WEZE 
有 不 同 核 近邻 时 ,一 种 个， 另 -… 种 
n'i, eee ， 则 将 显示 Cnt + 1) 
(n+l) 人 个 峰 。 它 们 的 相对 强度 


可 赴 自 旋 坊 的 数目 而 定 。 对 于 /= 记 


BEMER (n+1) 规律 WEA 
不 同 的 近邻 核 时 ， 则 便 有 (n+1) 
Mn +1) … 个 峰 ， 而 号 谱 线 强度 之 比 
满足 二 项 式 展开 的 系数 比 。 满 足 用 
nil 或 者 n +! MPH ARAB 
分 数 的 方法 叫做 “一 级 近 筷 ” 。 满 足 
上 述 规律 的 谱 图 称 为 简单 三 合 谱 或 者 


一 维 核磁 共振 谱 one dimensional 
NMR spectra 在 PFT-NMR 实验 中 ， 
来 集 到 的 是 随时 间 变 化 的 自由 感应 套 
wm (FID) 信号 ,进行 一 次 博 里 叶 恋 
换 得 到 了 以 频率 为 横 坐 标 ， 以 谱 峰 的 
OR AE A A Ss bp HEPA. 称 为 一 维 
NMR 谱 ， 为 了 研究 体系 在 改 空 温度 、 
HERE, BE pH 值 、 不 同 反应 时 
间或 等 待 时 间 <An ge BRT a. RH 
宽度 的 测定 ) 等 系列 实验 条 件 下 的 
谱 学 行为 ， 对 每 次 实验 所 检测 到 的 
FID 信和 号 丝 作 ~… 次 健 里 叶 变 挽 记录 所 
FRA A He oe eR RE OR AO E 
NMR 谱 , 

一 致 性 因子 goodness of fit; GOF 
对 晶体 结构 进行 最 小 二 乘 收 正 时 ， 输 
出 京 御 中 常见 的 一 种 品质 因子 。COF 
的 定义 为 


Ye (IF, -Fl) 
n-m 

式 中 , w 是 相应 入 射 的 加 权 因 子 ; 
[Fit 和 | F.| 分 别 是 入 射 的 实测 种 
计算 结构 振幅 ; r 是 实测 衍射 的 数 
A; m EER hI RE PRE 
构 参 变量 的 数目 。6OP HH gE 
1， 当 采用 了 合理 的 加 权 方 案 寺 ， 
GOF 将 趋向 于 期 望 值 。 

RBA Evans-diagram ”表示 阳 
极 和 阴极 的 电位 和 其 真实 电流 密度 晶 
线 的 理论 图 。 阳 极 和 阴 箭 的 两 电位 - 
真实 电流 密度 曲线 的 交点 代表 自然 府 
蚀 电 位 和 腐蚀 电流 。 

依附 质 于 试验 (APT 试验 ] atla- 
ched proton test; APT 一 个 直接 区 分 


GOF = 
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指认 化合物 分 于 中 一 CH;， 一 CH 一 ， 
StH. C4 种 基 团 碳 原 子 所 
/ aN 

mime i AA. APT 方法 也 称 为 
J 调 制 法 、 自 旋回 波 傅 里 时 变换 
(SEFT) 小,,， 最 简单 的 APT K BK H 


序列 是 "CC OM WW 90°, Ok ， 


wh ag (HE FID } 同时 对 'H | 小 。 由 于 现代 分 本 仪器 不 但 已 广泛 
Jou | ` 


HEER, EE Su REAN. 
在 这 个 脉冲 序列 作用 下 ， 记 录 的 ”5 
谱 是 质子 去 而 诺 ， 每 种 碳 原 子 足 现 单 
峰 ， 并 且 有 有 核 的 欧 获 豪 斯 增强 效应 ， 


可 提高 灵敏 度 。 在 'H AB A 


(7) 时 间 内 ， 由 于 Jon RA h 
作用 使 这 4 A oe a fa S R EE RR 


FID 时 分 为 两 组 CH .一 CH, 基 
A 


~ 
ABTS NEA GSM C 


CHEAR AR AIERS. AA 4 
PRARMLSUBS ERAN Re 
可 直接 指认 这 4 种 基 轩 上 所 连接 氢 
的 数目 。 为 了 克服 不 同化 学 位 移 的 
基 团 的 峰 的 相位 不 一 致 ,在 7 讨 刻 
结束 后 对 "C 插入 一 个 180* 脉 种 再 
等 待 7 时间, 这样 接收 到 的 是 经 化 
+e RE his. 
{SH instrumental analysis 
以 物质 的 物理 和 物理 化 学 性 质 为 基础 
的 分 析 方 法 称 为 物理 和 牺 理 化 学 分 析 
法 。 由 于 这 类 分 析 方 法 都 需要 较 特 殊 
的 仪器 ， 故 常 称 为 仪器 分 析 法 。 它 包 
插 了 各 种 光学 分 析 法 、 电 学 分 析 法 、 


| 热 分 析 法 、 色 汕 法 以 及 质谱 、 核 磁 共 


H. 射线 、 电 子 显 被 镜 和 毛细 管 电 


KARS. 


miniaturization of in- 


仪器 微型 化 


;stuments 仪器 微型 化 有 双重 含义 : 


”不 但 表达 黎 吕 尺寸 的 缩小 ， 


而 且 述 
表征 仪器 工作 时 所 需 的 试 样 量 微 


用 于 生产 线 在 线 分 析 、 野 外 现场 分 
析 、 医 院 临床 和 病人 随身 监测 等 领 
i, WAAMSMAL BERS 
FEAH ENRE., Bam. 4 
巧 ， 甚 至 过 到 严格 的 体积 .重量 限 
制 的 分 析 仪 器 需求 快速 增长 ; 在 生 
物 、 医 学 、 纳米 科技 等 领域 ， 由 于 
试 样 难以 获取 ， 要 求 发 展 所 需 样品 
量 概 币 小 的 分 析 术 器 图 声 日 益 高 
涨 ， 可 对 微 天 甚至 纳 升 、 微 克 甚 至 
纳 克 级 实现 准确 下 靠 分 析 检 测 的 微 
型 化 仪 些 得 到 广泛 重视 和 长 足 
发 展 。 

(BiR instrumental error 由 于 
仪器 本 身 未 经 过 严格 校正 、 未 调整 到 
最 性 工作 状态 、 稳 定性 不 好 、 长 期 使 
用 引起 的 精度 下 降 等 原因 引起 
的 误差 。 

仪器 中 子 活 化 分 析 instrumental 
neutron activation analysis; INAA 及 
称 非 破坏 性 中 子 活化 分 析 。 是 一 种 非 
榜 坏 性 中 子 活 化 分 析 技 术 。 将 标准 和 
样品 局 时 用 相同 通 量 的 中 子 流 辆 照相 
同 的 时 间 ， 并 经 相同 的 适当 时 间 的 豪 
变 后 , 用 Ge (Li) 探测 器 检测 和 多 
道 脉冲 分 析 器 直接 进行 分 析 ， 用 峰值 
能 量 进 行 定 人 性 分 析 ， 峰 面积 向 定量 分 
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Po PRAIA ARE in. AT 
同时 测定 20 ~ 30 HER, 易于 实现 
自动 化 。 参 见 中 子 笑 化 分 析 条 。 


PRS A pancreatice oncofetal 
antigen; POA ”是 产生 于 胎儿 胰腺 和 ` 


胰腺 瘤 组 织 中 的 一 种 癌 且 抗原。 分 子 
Ban, AREA. RA. 
ReJL. 40g et Be PER At 
中 增高 。 

PREG insulin Ff HE SH ERR H 
兰 氏 岛 (Yangerhans) i) 6 AAO 
的 激素 。1921 年 由 F. G. Banting 和 
G. H. Best 所 发 现 , FAS, HAT APE 
乙醇 从 胰腺 中 提取 。1926 4 J. J. Abel 
已 经 分 离 出 胰岛 素 结 蜗 ， 结 虑 中 含有 
微量 镍 ， 单 体 分 子 量 为 9700， 在 中 
性 次 浪 中 可 相互 融合 。F. Sanger 首先 
确定 了 牛 胰 岛 素 的 氨基 酸 排 列 顺序 。 
PRS RAI S-S 键 在 两 处 把 A 链 
〈 合 有 卫 末 端 以 甘氨酸 、C 末端 以 天 
冬 酰胺 结束 的 21 个 氨基 酸 残 基 ) 和 
Bt (HN 未 端 由 莱 丙 握 酸 和 C 末 
端 为 再 氮 酸 的 30 TAER R 
成 ) 连接 起 来 - 在 A 链 内 有 -- 个 二 
硫 键 (5-5). +, BLE. OL mee 
动物 的 胰岛 素 ， 链 中 特定 部 位 的 残 基 
并 不 相同 ， 有 种 属 差 异 。 单 独 的 A 
链 和 B 链 并 不 具有 活性 ， 在 S-S 键 正 
确 地 将 两 链 连 接 后 小 产 生活 性 。 EB 
HCP RAE RAR ARS KE. E 
是 由 86 个 氨基 酸 (人 、 和 后 的 为 8 
+) 组 成 的 一 条 链 的 前 身 ， 在 蛋白 
酶 的 作用 下 ， 去 掉 肘 链 的 -部 分 便 形 
RES RAF TOE I, BE 
RAS eS, 


代谢 的 调节 起 着 重要 必用。 胰岛 素 可 
用 于 治疗 糖尿 病 。 

FRE Sie insulin receptor 由 
FEARR. HERES 
Ca- Æ, 分子 质 其 约 为 135ku)》 
KARER (8- 亚 基 ， 分子 质量 约 
Aku) 组 成 的 -种 糖 蛋 白 。 胰 
岛 素 分 子 与 胰岛 素 受 体 的 特异 结合 
太 相 互 作用 形成 膜 岛 素 - 受 体 复合 
H, 激活 细胞 膜 ， 通 过 信使 系统 调 


; 节 细 胞 内 各 种 酶 活性 ， 继 而 产生 一 


系列 的 生物 效应 ， 这 些 受 体 的 数目 
与 其 接触 的 胰岛 素 浓 度 呈 现 相反 的 
RE, RAR, ST Ra 
患者 中 ， 胰 鸟 素 分 说 过 多， 机 体 对 
RRP ERE; 某 些 抗 糖 床 病 药 
物 ， 能 使 细胞 受 体 数目 增加 ， 而 改 
EPN RA Eit 

SEF SEAR chymotrypsin 一 
ARAM. ARES MIL, ERR 
AEP LA BS PR By T EL RS 
ESEHAN., RUBS, E 
A$ iy SEB OC ARNEE M 
一 定 分 解 ， 转 变 成 活性 的 胰 凝 乳 蛋 白 
BM, RTH AHN. FH aW 
ABB AAR aA 245 个 ,分 
FHA 2.5, 第 57 em, 102 
EREA, 195 reams pH 
基 在 催化 过 程 中 起 着 中 心 帮 用 。195 
eR? RARER (DFP) 
ROPE FASS a EATS TE, BD 
ASABE AM. Sih Rae 
Ay ie OA EB Re RL 
制 方 面 关系 非常 密切 ， 但 底 物 特异 性 
完全 不 同 。 
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BBM moving range +% P 
测量 值 之 戎 的 绝对 值 ， 记 为 吕 、 党 


每 一 批 产品 或 每 一 抽样 时 间 间 隔 内 只 | 


能 获得 样品 的 -一 个 测量 值 ， 无 法 求 得 
极 差 ， 更 无 法 计算 标准 偏差 ,但 可 以 


HR BORE RR ， 以 便 制作 单 值 - 移 
动 极 差 质量 控制 图 , 用 以 控制 产 
i Eo 


BRE pipet 用 于 准确 转移 一 定 
体积 液体 的 量 出 式 玻 璃 量 器 。 常 见 的 
ARABS 【简称 移 液 管 , 参见 图 
a)] 和 刻度 移 液 管 [ 参 见 图 
(b)]。 前 者 的 中 部 有 一 膨大 部 分 ， 
管 颈 上 部 刻 有 -图 形 标 线 ， 此 标 线 的 
位 置 由 放 尖 纯 水 的 体积 所 标定 。 党 用 
称 液 管 的 容积 有 5，1t0，25 ，S0m] 多 
种 。 按 规定 , 移 液 管 上 应 有 下 列 标 
志 : 生产 广 和 名 或 商标 、 标 称 容量 
(m), MERE 《20T ) 、 量 出 式 符 
E (Ex)、 精 度 级 别 (CARB). # 


W FERRE (b) RIA 


| SER Ree Ee A A AE a A SA B 
| 2, GSE SLE BOA BE AK A 


时 间 见 表 。 
BHR A 
( 引 和 白 国 家 标准 GB 12808391) 


标 称 容量 /ml 
AR RLM | 


A | +0.015 +0.020 


15-25 20-30 


水 的 流出 时 间 /as 15 30 


标 称 容量 /ml 
容量 允 善 “ml 


20.030 20.050 
+0.060 +0. 100 
30 ~40 
20~35 25 ~40 


FRADE LE p(B] /s 


遗传 工程 技术 genetic engineering 
又 称 DNA BARA, RAALER 
将 不 同 来 源 的 DNA 片段 连接 在 一 起 
来 达到 改变 生物 基因 型 和 获得 特定 基 
因 产物 的 目的 。 重 组 DNA 涉及 外 源 
基因 与 载体 的 重 给。 外 源 基 因 的 来 源 
主要 有 两 条 途径 一 是 用 限制 性 内 切 
酶 从 基因 组 DNA 中 切割 和 分 离 所 得 ， 
男 一 是 从 组 织 mRNA 道 转 录 成 cD- 
NA. FFH AASE DNA。 重 组 DNA 可 
以 在 细菌 、 醇 母 或 哺乳 类 细胞 中 表达 
册 特 定 的 基因 产物 。 踪 传 工 程 技术 的 
主要 途径 是 : (1) 制备 那些 天 然 存 
在 、 量 很 少 和 和 多 有 而 人 工 难以 大 重 制 
备 的 重要 话 性 和 蛋白质; (2) 改良 动 
植物 品种 ; (3) 基因 治疗 。 

遗传 扯 法 genetic algorithms; GAs 
模拟 自然 界 生物 “优胜 劣 法 ”进化 
机 制 进行 时 优 的 一 种 算法 。1960 年 
由 J. H. Holland #24, 72 itt tt WR 
中 ,将 研究 体系 的 响应 曲面 看 作 一 个 


778 vi ZH 


群体 ,响应 曲面 .上 的 每 一 个 点 作为 群 


体 中 的 一 个 个 体 ,个 体 下 多 维 向 各 或 


逢 阵 来 描述 ,组 成 矩阵 和 向 量 的 参数 
Coc) 相应 于 生物 中 组 成 染色 体 的 
基因 ,染色 体 用 固定 长 度 的 二 进 制 位 
申 表 示 , 通 过 基因 (参数 ) 交换 ,突变 
【改变 参数 ) SILA HE ,在 参数 的 一 
定 范围 内 随机 搜索 ,不断 改善 数据 结 
梅 ,构造 出 不 同 的 向 量 , 得 到 不 同 的 
解 ,目标 函数 值 较 优 的 解 被 保留 . 酒 汰 
喇 标 是 数值 差 的 解 ,最 后 得 到 最 优 的 
解 , 它 可 以 越过 位 垒 ,跳出 局 部 较 优 
的 试验 点 ,是 - -种 全 局 最 优化 方法 。 

2—RAZB  ethylenediamnete- 
traacetin acid 简称 EDTA, 一 种 重要 
的 、 应 用 广泛 的 整合 剂 。 由 于 在 水 中 
HERR (2€ a ý E A 
0 2mg - m`) FERA, AARE 
两 个 结晶 水 的 一 钠 盐 ， 亦 简称 EDTA 。 
它 为 白色 固体 ，22 区 时 水 中 溶解 广 为 
llimg" ml '。 由 于 每 个 EDTA 分 子 中 
包含 了 六 个 可 配 位 的 原子 ， 它 几乎 能 
与 所 有 的 金属 离子 形成 稳定 的 配 
(%) 会 物 ， 且 配 位 比 简 单 (BARE 
MAE: 1), 分 析 工 作 中 ，EDTA & 
其 衍生 物 是 最 普遍 采用 的 配 位 滴定 
剂 PERCHA. 

乙酰 值 亦 称 酯 化 
E, Ay 表示 , 在 措 酵 纤维 制造 过 程 
中 纤维 率 分 子 上 每 百 个 葡萄 糖 单元 中 
PSH | REZ. (CH CO} 
FRA Aeon ee, faa, AF 
2 RK = AHMAR ( C,H, 0,(CH,COO), J, 
的 理论 乙酰 信 为 300。 但 这 样 的 纤维 
A-=RBREARATAM, HEAR 


acety] number 


AEF ARRAY y = 250, XT 
使 它 能 直接 溶解 必须 将 纤维 素 三 醋酸 
酯 经 过 局 部 水 解 以 降低 y 值 。 另 一 种 
是 以 CH, CO00 一 的 含 基站 分数 表 示 ， 
纤维 泰 二 醋酸 酯 理论 值 (3 x 
60/288) 约 为 62.5%. AMA H 
的 制造 中 ， 常 用 乙酰 值 判 断 纤 维 素 三 
醋酸 酯 基 否 可 洲 于 丙酮 ， 以 便于 下 道 
工序 使 用 。 

FEAR A anomalous trans- 
mission topography hAm IA 
ASH ARAN . PARA AI Sk i a de 
EAT AB ARB ADE aR, oR X By 
SRN RS BEB aE, Ba RASS 
性 吸收 系数 jp 和 X ERA ELEC Ee HY 
乘积 达到 20 m, … 般 情况 下 ,全 部 
入 射 半 射线 应 被 晶 栖 所 吸收 ， 透 身 
SCTE AS HE. 当 人 射 角 严格 地 
Te HHA, SERA 
向 出 现 一 定 强 度 的 两 束 射线 ， 它 们 的 
强度 大 致 相等 ， 这 种 现象 称 为 异常 遂 
射 效 应 或 Bormann 效应 。 当 晶体 存 
在 缺 随时， 异常 透射 效应 消失 ， 射 线 
将 被 完全 吸收 ， 因 而 会 在 透射 图 上 出 
现 缺 陷 的 影像 。 

异常 值 outlier 位 于 约定 显著 性 
水 平 下 所 允许 的 合理 误差 范 围 之 外 的 
测量 值 。 在 一 组 测 基 值 中 ， 有 个 别 的 
测量 值 比 其 余 的 测量 值 明显 地 偏 大 或 
偏 小 ， 此 称 为 离 群 值 。 它 有 可 能 只 是 
随机 波动 的 极度 表现 ， 担 仍 处 在 统计 
上 所 人 允许 的 合理 谋 莽 范围 内 ， 此 为 极 
BE: 若 位 于 统计 上 所 人 允许 的 合理 误差 
范围 之 外 ， 则 为 异常 值 。 在 周 标 GB 
4883—85 中 规定 ， 一 组 测量 值 中 与 
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平均 值 的 偏差 超过 丙 倍 标准 差 的 测 基 


值 称 为 异常 值 ， 将 与 平均 信 的 偏差 超 
HEREZA. RAE 


AAO. 在 处 理 数据 时 ， 应 剔除 : 
山 度 异常 的 异常 值 ， 异常 值 是 否 删 


除 ， 视 具体 情况 而 定 . 在 统计 检验 
时 ， 指 定 为 检 出 异常 值 的 显 善 性 水 平 
e =0.05， 称 为 棕 出 水 平 ; 指定 为 检 
出 高 应 异常 的 异常 值 的 显著 性 水 平 
a=0.01, RAR, MRI 
KE. AMIR E, AR 
FRED, RABESE, (RS 
与 数据 处 埋 和 运算 . 


FHA test of outlier 对 - 
”组 测量 值 中 的 离 群 值 进行 统计 检验 以 
WERE AHH. ED MIA 
F, 常用 的 检验 异常 值 的 方法 有 8 
舍弃 法 ， 狱 克 松 检验 法 ， 格 鲁 布 斯 检 

异 核 化 学 位 移 相 关 谱 Heteronu- 
clear chemical shift correlated spectros- 
copy ”直接 全 面 地 反映 化 侣 物 分 子 中 
各 个 特定 5 的 "C OM TY CH 体 
系 ) 与 其 键 联 的 特定 6 的 'H 相关 性 ， 
相当 于 一 整 登 对 'H RRR 
谱 。 脉 冲 序列 如 下 


I 3 è t _ ti _ 1 _ a _ ~ t _ I = 
H 核 97 -了 zla) 90 -nl T 时 去 可 
PCR 180° 90° 


在 演变 期 中 间 对 *C 加 180* 脉 溃 ， 重 
RABIES. ATHA C EL M 


后 的 固定 的 延迟 7 (于 一 ] 使 质子 的 
CH 


两 个 磁化 分 芋 在 混合 期 90° 脉冲 到 来 
时 刚好 转 到 反 平行 位 置 ， 为 磁化 转 移 
创造 最 佳 条 件 。90* 脉 冲 同时 分 别 作 
AP HACC, 出 现 了 单 量子 相干 
及 实现 从 'H A C 的 相干 苇 称 ， 增 
强 了 J 了"C 的 灵敏 度 ， HA r* 延迟 时 
间 ， 使 受到 质子 化 学 位 移 调 制 的 磁 
化 分 量 基 本 同 相 ， 并 在 'H AY 
情况 下 检测 (CH,) 的 信号 ， 获 
得 也 化 学 位 移 为 纵 轴 ,”C 化 学 位 
1 (f fy T. 
HB 272 2 


3C 观测 核 180° - 


采集 FID (4) 
移 为 横 轴 的 异 核 二 维 相关 谱 。 位 置 


SbF (SCH) 60°C) | ieee, E 
味 着 与 该 组 化 学 位 移 邓 应 的 基 团 上 
的 'H OVC 是 直接 键 联 的 。 常 用 于 
不 易 指 认 各 种 基 团 所 属 谱 峰 ， 不 便 
， 擂 出 基 团 之 间 的 联系 的 密集 的 'H 
谱 ,“C 详 的 区 域 。 
蜡 核 接力 相关 庶 
relayed coherence transfer spectroscopy 
本 实验 是 基于 "Jun ,Je AO BRIG 
! 过 HBH 一"*C 相干 转移 得 到 谱 线 的 


heteronuclear 


”归属 以 及 碳 - 碳 连接 的 信息 ,基本 脉冲 


序列 


T 


90° -y -90° -80 T2 n) -r -90° -Ta - AH 


2 


考虑 一 个 AMX 一 旋 自 旋 体 系 ， 


180° 


90° 一 采集 FID (4) 


: fon ,en =O, 到 第 二 个 90° 脉冲 


ga” CH CA)-" CC X)-HOM) Oday | 实现 了 AM 的 磁化 转移 ， 
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Tau 180° Tm 
2 


可 重 聚 质子 化 学 位 移 和 异 核 硬 合 作 
用 , RR RBS eA OCR 
180° bap RPE CR A ES, 使 得 在 
混合 期 的 末期 存在 着 异 核 者 合作 用. 


作用 时 间 为 了 (zh 经 过 最 后 既 


对 'H MAC AURA 90° Ak AB, th BE 
TAM M+X REE, 2B r, 时 间 
HERA IA SUA, CER ART 
测 信息 。 

eK SA heteronuclear lock 被 
BU A I ERR. E4 
被 测 核 为 H 等 , 控制 锁 场 核 
IDIL, FF 等。 控制 系统 与 测量 系 
SE AE, NMR 谱 仪 一 般 采 
ARRAS SM. ME 
ME. l 

FARR MAK heten- 
nuclear Overhauser effect spectroscopy ; 
HOESY 利用 核 欧 沃 豪 斯 效应 可 找 
到 空间 位 置 相近 的 两 种 核 案 之 间 的 关 
Feo BOPP Sl 


2 或 其 他 核 : 一 180" 一 由 "一 采集 FID 
METO PERE H 的 横向 磁化 矢 
量 产生 纵向 分 晨 。 在 r。 期 间 发 生 'H 与 
"CHRR LARE b. 
一 个 对 "C Bei ER BY 90° AK PE? C H 
BRA aK AO I RHE BR a 
HRCA Ht, EHS AR AIC 
PORE ep H 核 产生 核 欧 沃 豪 斯 
效应 时 出 现 的 NMR 信和 号。 在 HOESY 


谱 中 表现 为 在 该 氨 核 的 化 学 位 移 与 该 
10 核 或 其 他 种 核 的 化 学 位 称 丙 坐标 交 
Mie ih se RE, 
异 核 自 旋回 波 /调制 
ar spin echo / modulation 对 于 了 = 7 


HARRER HX WN X, 其 实 
验方 法 有 两 种 ， 质子 倒转 法 各 门 控 去 
Wk, DAA a Mb, SHH MMR 
ah ey FS i AY aK, TH 
的 辐 照 方式 赂 有 不 同 。 异 核 体系 中 


heteronucle- 


| 180°, 脉冲 施 如 于 X 核 , 对 'H 核 不 起 


作用 ， 要 使 'H RAR RR, LAT 
另外 同时 对 'H 核 施 加 180" 脉 冲 ， 结 
PAREHA A JEEE J 调制 相同 ， 
ETRE. mAT EERE 
是 在 脉冲 序列 的 第 2 A r A 
施加 质子 去 看 ， 因 此 xX 核 的 两 个 磁 
社 分 量 都 以 vp, 频率 运动 ， 到 过 27 
未 ， 它 们 保持 第 1 个 > 时间 末了 的 相 
位 aJr -ndr BORK A RART 
转 实验 的 一 半 。 自 旋回 波 的 振幅 受 
coa( wir) 的 调制 ， 自 旋回 波 的 幅 弄 
M? 为 无 艳 合 时 的 最 大 回 波 幅度 的 cos 
{TJz) 悦 。 这 是 了 分 解 谱 的 基本 原理 
之 一 。 参 见 同 核 自 旋回 波 J 调制 条 。 
FaK heteronuclear total 
correlation spectroscopy 通过 总 相 美 
BRT HRS. BUR 
为 不 灵敏 核 的 极 化 转移 增强 法 【IN- 
EFT) 实验 ,获取 包括 异 核 在 内 的 整 
个 自 旋 体系 的 相关 。 其 缺点 是 由 于 极 
化 作用 的 布 居 分 布 导 致 信息 的 强度 增 
碱 不 一 致 。 参 见 总 相关 谱 条 。 
SFR diverse ion effect JR 
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称 异 盐 效 应 【diverse salt effect), if 
RRR SH RE AY eH RH 
同 离子 ) 的 个 在 .将 引起 弱电 解 质 
离 解 或 沉 演 溶解 度 的 增加 。 这 是 由 于 
关 、 阳 离子 剖 的 相互 吸引 作用 有 效 地 
屏 蕨 了 平衡 反应 中 的 诸 离子 ， 减 小 了 
ERRARE CBE), EE BT 
生 移动 ， 异 离 广 的 浓度 或 电荷 增加 ， 
道 常 并 离子 效应 增 太 。 可 以 通过 异 离 
子 盐 存 在 时 ， 洲 液 中 离子 强度 和 离子 


活 度 以 及 对 平衡 常数 影响 的 计算 , 定 ， 


基 描 述 异 庚 子 效应 的 大 小 。 

SRM MBH fluorescein iso- 
thiocyanate; FITC 分子式 Ca H, 
NOS, {RA LOK — BBA ERAS 
荧光 标记 试剂 。 与 莱 异 硫 握 酸 盐 相 
W, ERRETEKO., AA 
氨基 酸 反 应 生成 相应 的 入 生物 。 利 
用 异 硫 所 酸 此 光 素 的 氨基 酸 衍生 物 
RREZ A REE RTT et 
可 以 测定 皮 摩 尔 量 级 。 

N=C=§ 


RHH heterogeneous kinetics 
BATTE LA EREE HE 
Ste SAH heterophase chemi- 
luminescence 反应 物 状 态 不 一 致 的 
化 学 发 光 称 为 异 相 化 学 发 光 。 它 包 
ERSA., 液体 与 固体 或 互 不 
相 浪 的 两 个 液体 表面 之 间 产 生 的 北 
学 发 光 现 象 。 异 相 化 学 发 光 的 第 一 


个 分 析 应 用 ， 可 能 是 通过 测量 臭氧 
SREB HR ERS PHE B 之 间 
的 化 掌 发 光 而 进行 臭氧 的 测定 。 
REA diverse salt effect W 
异 商 子 效应 条 。 
异种 移植 xenograft ( xenogeneic: 
graft) 是 指 不 同 种 属 间 的 移植 ， 
其 壮 传 基因 类 型 完全 不 同 。 例 如 将 
动物 的 肾 艇 或 皮肤 移植 给 和信， 此 类 
移植 目前 尚 无 长 期 存活 的 报道 。 
MRM inhibitory quotient; 1Q 
BH Ti Bee 25 By HE RR E R E F A 
WERE, TEE A oh RP Oe 
lrig ~ lyy » APE, EASES Be 
BE (MIC) 小 于 血清 治疗 浓度 作为 
对 抗菌 药物 敏感 的 指标 是 不 确切 
的 。 临 床上 选择 抗菌 药物 ， 人 常 根据 
HA MRR. MARE 
药物 在 局 部 组 织 或 体液 中 的 浓度 除 
以 该 抗菌 药物 的 MIC. 10 HK, 
MARR MH: 反之 则 愈益 。 
抑制 器 suppressor 在 离子 色谱 
中 ,用 来 降低 流动 相 背 景 电导 的 装 
置 。 和 将 它 置 于 电导 检测 器 之 前 ， 流 
动 相 先 站 过 抑制 器 与 再 生 齐 相互 作 
用 ， 使 淋 洗 剂 转 变 成 电导 率 低 的 化 
合 物 形式 ， 达 到 降低 流动 相 背 景 电 
导 ， 提 高 检测 灵敏 度 的 目的 。 抑 制 
ae A EE ee CAKE). PS 
维 抑制 器 、 微 膜 搞 制 器 和 电解 抑制 
ee, 它们 的 工作 厌 理 略 有 差异 。 
抑制 初 色 泛 度 法 inhibition dis- 
coloring spectrophotometry 种 几 被 
测 组 分 对 某 褪 色 反 应 的 抑制 作用 ， 
利用 光度 法 定量 的 方法 。 合 如 ， 过 
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= ie T ie FH B HRE 
(550nm 处 的 吸光 度 降 低 ) ，&A8 ”可 
以 催化 此 反应 使 吸光 度 进 - 步 逊 速 
降低 ， 而 维生素 蕊 对 Ag’ 的 俱 化 作 
Al. RRA. 而 回升 的 量 
E ESR AR OF SAE OC 的 浓度 钱 
性 相关 ,， 据 此 可 测定 痕 量 维 生 
RC. 

抑制 型 电导 检测 
conductance detection 在 离子 色谱 
中 ， 当 采用 背景 电导 高 的 电解 息 洲 
液 作 流 动 相 时 ， 先 通过 化 党 反应 或 
离子 交换 等 方法 将 柱 流出 物 中 麻 洗 


剂 转变 成 电导 率 低 的 弱电 和 解 质 后 再 


导入 检测 池 进 行 电 导 测 定 的 方法 。 
强 电 解 质 流动 相 不 仪 普 景 电导 高 ， 
而 且 使 被 测 离 子 以 盐 的 形式 存在 ， 
检 调 灵敏 度 很 低 ， 基 至 根本 无 法 检 
测 ， 采 样 抑 制 技术 将 背景 电 导 降 低 
的 同时 往往 可 以 将 被 测 物 转变 成 电 
导 率 更 高 的 形式 ， 如 从 盐 转 变 成 相 


庶 的 酸 ， 从 而 大 大 地 提高 检测 灵 | 


SUF. 

抑制 型 离子 色谱 法 suppressed 
ion chromatography; SiC BR RUE 
离子 色谱 法 。 是 在 柱 流出 物 进 人 检 
测 器 之 前 通过 化 学 抑制 等 方法 将 较 
高 的 流动 相 首 景 电导 降低 到 一 定 程 
度 后 再 进行 电导 检测 的 离子 色谱 
法 。 例 如 ， 当 以 强 电解 质 【 如 砚 酸 
盐 ) 作 流 动 相 分 析 无 机 阴离子 时 ， 
流动 相 背 景 电导 很 识 ， 难 以 直接 检 
浏 到 被 测 阴 离子 或 检测 灵敏 度 很 
低 ， 如 果 将 柱 流出 物 通 过 一 个 抑制 
H., 使 流动 相 中 被 测 离子 的 友 离子 


(阳离子 ) 得 以 除去 ,流动 相 的 背 
好 电导 就 会 大 大 降低 ， 同 时 被 测 阴 
离子 在 抑制 髓 中 转变 成 灵敏 度 更 高 
的 酸 形 式 ， 从 而 获得 很 高 的 检测 灵 
第 度 。 因 为 离子 色谱 发 展 初期 的 损 
制 器 是 与 分 离 柱 类 似 的 柱 形 抑 制 器 
(抑制 柱 }， 柱 内 填充 与 分 离 柱 填 


”和 料 带 相反 电 桨 的 离子 交换 树脂 ， 因 


suppressed =; 


fii AA BR LEK 

抑制 柱 suppressed column 4} 
形 和 和 分离 柱 相 同 的 柱 形 抑制 器 。 这 
是 最 时 使 用 的 离子 色谱 抑制 器 。 抑 
制 柱 内 填充 的 离子 交换 树脂 是 与 分 
离 柱 带 相反 电荷 的 离子 交换 树脂 ， 
在 阴离子 交换 色谱 中 ， 掉 制 福 接 于 
阴离子 交换 分 离 柱 后 ， 抑 制 柱 内 填 
aN EYE H Be TERA 
if, RAAT. DBR 
交换 容量 较 大 , 但 不 能 连续 再 生 ， 
使 用 一 段 时 则 后 须 再 生 处 理 或 更 
H, RRR, 

这 出 功 将 一 个 


work function 


i 电子 从 样品 的 费 米 能 级 称 到 真空 能 


级 克服 势 仅 所 必须 消耗 的 功 。 每 一 
种 材料 都 有 移出 功 ， 其 值 主要 由 材 
料 的 性 质 所 决定 ， 是 材料 发 射电 子 
能 力 的 一 种 量度 ， 一般 低 逸 出 功 的 
物质 容易 发 射出 电子 。 

这 出 气 分 析 evolved gas analy- 
sis; EGA 在 程序 控制 温度 下 ， 测 
量 从 物质 中 释放 出 的 控 发 件 产 物 的 
性 质 和 数量 与 温度 关系 的 .-- 种 技 
术 。 该 法 可 用 于 测定 试 样 中 有 机 碳 
含量 、 有 机 仙 的 逸 出 速率 和 温度 的 
FRU RE RM PRM A 
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t=, 

i a GE 
tion; EGD 在 程序 控制 温度 下 ， 
定性 检测 从 物质 中 逸 出 皖 发 性 产物 
可 涯 度 关 系 的 一 种 技术 ， 访 法 主要 
用 于 研究 升温 时 的 解吸 过 程 和 和 分解 
HLA, RIANA MRE, Foy 
HEER AR AS AS OB BBD A RR 
能 之 站， 还 可 和 判断 是 分 子 吸附 或 解 
离 吸 附 . 

WB fugacity 实际 气体 的 状态 
TEELE, BERAE 
得 不 出 统一 的 化 学 势 表 示 过 ， 这 样 
就 使 得 热力 堂 处 理 非 理想 系统 时 会 
得 到 复杂 而 形式 多 样 的 结果 。 按 照 


evolved gas detec- 


Lewis BIN, Hi DKS Hie. 


之 后 ,使 所 有 实际 气体 的 化 学 势 与 
理想 气体 有 上 了 相同 的 表示 形式 ， 因 
MTR Re eR EAREN, 
即 校正 压力 = 和， 其 中 校正 因子 
y RARER. 

WME flooded zone 在 毛细 管 
Gish, HAAR AA 
EE, AA Sev ee NE fh R 
ERE. RREK ARME. et 
AGP Ale AEA, PER 
性 较 低 的 组 分 会 在 一 段 柱 内 分 布 ， 
使 得 进 样 谱 带 变 宽 ， 称 这 种 现象 为 
25 fe] TE i air Jil BC band broadening 
in space), PETE PA at WISE FE g 
流 区 较 小 ， 若 不 兼容 则 滋 流 区 较 
大 ， 末 此 所 选 的 样品 游 剂 要 与 国定 
HA 89 OR YE AR PCA, 

因素 factor RAT. BE 
MRR SR RA, Blin, 4 


” 察 燃 气流 量 、 助 煤气 流量 ,燃烧 器 
高度 对 火焰 原子 吸收 光谱 法 测定 水 


TRIER HE. RIC BRR 
tite, Bo Jc ee A OB 
Bath, RRS RES A 
Z: 因素 水 半 的 变化 引起 试验 指标 
的 变化 。 

Ax FMA factors interac- 
ton 在 试验 中 两 个 或 多 因素 联合 
起 必用 对 试验 指标 产生 的 阶 加 影 
W. 它 不 是 因素 之 间 不 同 水 平 组 合 
时 所 产生 的 总 效应 。 因 为 总 效应 中 
除了 因素 之 间 的 交互 效应 之 外 ， 还 
包括 了 各 因素 的 主 效应 。 如 在 火焰 
拓 子 吸收 光谱 分 析 中 ， 调 节 烽 气流 
量 ， 吸 光度 改变 了 4 ， 调 节 空 气流 
量 ， 吸 光度 改变 了 A, et A, 和 
A, 分 别 为 燃气 和 空气 流量 的 主 效 
应 。 如 果 同 时 调节 燃气 和 空气 流 
E, RERE ME Y A, Iet A 为 
同时 改变 燃气 和 空气 流量 所 产生 的 
总 效应 。 烽 气 和 空气 流 基 的 交互 效 
EMA A= A, - (A, +42), 

因素 水 平 level of factor 影响 
试验 指标 的 因素 所 处 的 状态 。 如 考 
察 试 剂 法 度 对 产 率 的 影响 ， 产 率 为 
试验 指标 ， 试 剂 深度 期 为 因素 ， 试 
FLERE tmol .上 -1、1.5mol . L'A 
为 因素 的 两 个 水 平 。 因 束 水 平 【 试 
FARA) 的 变化 引起 试验 指标 【 产 
率 ) 的 变化 。 

因素 效应 factor effect 所 研究 
央 染 对 试验 指标 的 影响 。 它 包括 因 
REM, AR Sl Mee 
上 应， 前 者 是 在 于 因 素 之 间 相 互 作用 
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Bt BY $8 A R Se aK EE | Rh 
EMER OL, ARSE 
之 间 的 协同 或 抵偿 作用 引起 的 试验 
指 慰 值 的 变化 。 随 机 因素 对 试验 指 
标的 影响 归 为 试验 误差 效应 。 

因子 分 析 factor analysis 一 种 
客 元 统计 分 析 方 法 。 因 子 分 析 模 型 
fe Fl fH J. Pearson 和 C. Spearman 提 
出 ， 首 先 用 于 心理 学 研究 。20 tt 
纪 50 EIRA 60 年 代 初 开始 用 于 
化 学 领域 ， 连 步 形成 了 带 有 浓厚 化 
学 特色 的 钴 子 分 析 方 法 ,通过 对 一 
数据 矩阵 进行 特征 分 析 ， 旋 转变 换 
等 操作 ， 研 究 和 分 析 复 杂 的 或 是 数 
据 和 量 庞大 的 测量 数据 以 确定 影响 这 
些 数据 的 因子 数 ， 获 得 对 测量 数据 
的 定性 和 定量 解释 。R. M. Wallace 
首先 用 矩阵 求 秩 法 确定 混合 物 中 吸 
光 物 种 数 。 因 于 分 析 引 人 化 学 领 
H, EES RARER SRT 
法 解决 的 复杂 的 多 变量 的 问题 。 它 
可 以 用 最 少 的 因子 数 来 表征 大 量 、 
党 杂 的 测量 数据 ， 而 基本 上 不 损失 
数据 原来 所 包含 的 信息 ， 并 能 对 因 
子 给 出 有 上 朋 确 物理 与 化 学 意义 的 解 
释 ， 通 过 目标 检验 可 进一步 进行 定 
量 研 究 。 它 在 分 析 化 学 中 有 着 广泛 
的 应 用 。 

因子 分 析 分 光 光 度 法 faetor analy- 
sis spectrophotometry 采用 因子 分 析 
技术 处 理 复杂 多 组 分 体系 光度 数据 
的 一 种 分 析 方 法 。 这 种 方针 一 般 先 
HEIR Se HE aie ah E PE E SS}, 


组 分 进行 投影 迭代 计算 和 检验 . & 


步 得 到 被 测 组 分 定性 和 定量 分 析 方 
inti. AF sabre HAIA Be BR 
AGAR FER EPR Fad TK CIT- 
TFA) ， 这 种 方法 能 较 好 地 解决 复 
杂 多 组 分 体系 的 分 析 。 

阴极 cathode 发 生还 原 反 应 
Be EH AR 

FARR Mt cathode sputtering $ 
气 离 子 在 电场 作用 下 高 速 撞击 阴极 ， 
鸽 原 子 从 阴极 表面 晶 格 中 逸 出 的 过 
明报 表面 的 晶 格 能 时 ， 当 它 撞击 阴极 
AM, MHRA PRN E 
*, CRAARTRA. CA RAF 
25 BAR eS AR 5 BA 
原子 化 器 。 

阴极 去 极 剂 
RAR & 

FABRE cathodic stripping 
voltammetry 电解 富 集 过 程 是 电气 
化 ,溶出 测定 过 程 是 电 还原 的 深 出 忧 
Sk. FAP be PAR Fa 
极 材 料 组 成 的 难说 盐 中 的 阴离子 和 有 
机 生物 分 子 。 

BAR 32594 cathode fluorescence 
AA CRRA TRE nA 
射出 的 可 见 光 、 红 外 或 紫外 光 叫 阴极 
著 光 。 它 是 由 物质 药 价 电子 在 激发 态 
与 基态 之 间 能 级 婚 迁 直接 释放 的 能 量 
所 产生 的 。 

阴极 荧光 像 cathode fluorescence 
image “利用 阴极 荣光 所 得 的 扫描 电 


cathodic depolarizer 


i PRR CR 
找 出 主因 子 数 ， 然 后 对 可 能 存在 的 | 


阴离子 交换 剂 anon exchanger 
具有 阴离子 交换 功能 基 团 的 离子 交换 
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Al, ODD AE RA LOS eo BB F 
(如 Cl”) “SAR TRE BT 32 
换 反 应 : Bole MAGA ace 
AE SEAT A EP AL. 

阴 高 于 交换 色谱 法 
chromatography; AEC 


anion exchange 


WS. SARAT RRA RK. 
银 量 法 argenimetry 一 -种 应 用 广 


| AEE. CRAPPER 


LARTER 


剂 作 固定 相 进 行 阴离子 分 离 分 析 的 亢 : 
PRE. 最 常用 的 固定 相 是 以 季 镶 | 


SEA TH AEA GF SU ee, aE 
用 的 流动 相 是 碳酸 ( 毛 ) th. APA 
羧 酸 盐 。 可 以 用 于 无 机 阴离子 ， 阳 离 
THMHAHA T., Re RE ESL 
机 和 有 本 阴离子 的 分 析 ， 

BA OS F 32 Be ot AB anjon-exchange 
resin ”离子 交换 树脂 ( 网 状 高 分 子 聚 
合 物 ) 中 的 一 类 。 这 类 树脂 的 活性 
基 轩 是 碱 性 的 , 它 的 阴离子 可 被 其 他 
阴离子 交换 。 根 据 基 财 碱 性 的 强 弱 ， 
AY AT ae FL AL a FS, ge a 
Migs @ Ae —N* (CH) C], 
HERH., FERRAR PRR: 
SAG A RE {如 怕 、 仲 、 
RES), EPDM OH 亲和力 大 ， 
不 能 在 碱 性 溶液 中 使 用 。 阴 离子 交换 
树脂 主要 用 于 阴离子 的 分 离 和 密集 , 
SIC TRIKE, AF 
先 发 生 水 化 作用 

R—Ni + H,0 —R—NH OH- 
其 中 的 OH - 香 与 其 他 阴离子 发 生 交 
换 作用 
K—NH, OH- +Cl” —sR—NH,Cl~ +OH- 
阴离子 隐藏 剂 anion masking agent 
能 隐藏 阴离子 的 一 大 类 试剂 。 常 兄 的 
有 各 种 阳离子 ， 合 适 的 氧化 麟 、 还 原 


HEPA REE BE EZ iE 
Ag* +(C1° AgCl; 
Ag” +SCN == AeSCN | 
A FR IS he Be OA EB BIE 


EHH P Clo. Bro, I”, SCN’, 
CN 和 Ag’ 的 定量 测定 。 根 据 所 用 指 
示 剂 的 不 同 ， 以 创立 者 的 各 字 又 分 为 
以 锁 酸 钾 作 指示 剂 的 章 尔 《Mohr) 
法 ， 以 铁 饶 矶 作 指 示 剂 的 佛 尔 哈 特 
(Volhard) 法 和 采用 吸附 指示 前 指示 
终点 的 法 扬 斯 (Faians) 法 。 

银 - 毛 化 银 电 极 silver-silver chlo- 
ride electrode EG 22 ( BRE A) EE 
上 一 层 AG, -REER RRHH) 
用 3mol + L? HNO, RRG ,水 洗 后 
在 从 上 mol .LHCI 洲 滚 中 进行 阳 根 
BRAC, FS Tr te EH E R TE E 
ERRAR BD A Ag - 
ACO 电极 ,其 电极 反应 为 

AgCl + e == Ag + Cl” 
电极 电势 决定 于 所 离子 的 浓度 ， 它 具 
有 容易 处 理 、 电 位 重 现 性 好 等 特性 ， 

是 常用 的 参 比 电极 之 一 。 

IBE indole 324% 2,3-2 Et. 
分 子 式 GHN, oF et 
x A jp 15, ak 52C. 由 
HJ. Baeyer HRE PEE EH 
FAB 7S BUT) Rae S. ATMS 
EARR, MESE. TRÆ 
的 气 可 被 奢 金 属 置换 成 趟 。 吗 唆 具 有 
难 闻 的 自 气 ， 世 妖 浓 麻 下 却 发 香气 。 
存在 于 煤 焦油 中 ， 蛋 白质 腐败 后 也 产 
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RGR, HAT ey ae. ES 
染料 等 。 

BGR ik ae indole test 用 于 鉴定 
FISHA (anii tT TAER GE a bi) 的 
PRRI, PURE AA E EEP 
HEAR ERRIRE.: EAR 
PBR TE SED, MA 37°C 培养 
48h, SIGUA Kovacs Eti]. E 
MERS. AAR ENGI. 则 溶解 在 
试剂 中 变 成 粉红 色 或 红色 .并 在 培养 
基 表 面 成 为 Ja. 

饮料 分 析 与 检验 beverage analysis 
士 要 是 确定 饮料 是 兴 


and inspection 


符合 质 基 标准 和 规定 的 饮用 标准 , 涉 | ZAT 
BARRA MaRa .卫生 及 污染 情 | RASC MS 
Fel. 反应 如 小 : 


LAH. 它 包 括 : 原 辅 料 、 甜 味 
前. 其 他 添加 剂 .防腐 剂 、 合 成 色素 的 
分 析 ; 蕊 糖 、 糖 精 售 量 的 测定 ;特殊 成 
分 或 有 效 药物 成 分 合 量 的 测定 。 

H= BH colorimetric method 
with ninhydrin -一 种 测定 氨基 酸 含 量 
的 方法 。 EMA RET, AB 
(RAAR AE AS ok A eh AE 
A, EMRE, 最 大 吸收 波 
长 为 570nm， 可 用 分 光 光 度 法 测定 样 
如 中 的 氨基 酸 含 景 ， 芭 应 式 如 下 


NH, + CO, 


a =O 
oH th Ar 
“OH 


+ NH; 


2 DO 一 . a 
a Le MO 
有 F 
o N oO 


(HERE) 

节 三 柄 反应 ninhydrin reaction 
RARE ILS BD I Sip Rar 
ERRER. 酮 亚 胺 脱 碳酸 后 生成 
EEEN, HRE ERRE EEV., 
V55—4 7 HA = RA meee 
ik — Be aR OE = 


RR MEBAT ARB. AR. 
奖 光 定量 测定 。 与 具有 伯 腔 基 的 氨基 
RM. Wane, RRR, BAR 
HEE 5700m, MALRA RA] 
REBAR. Ae 氨基 侧 链 的 颜色 
RR. ARG ok FS ee a 
酸 反 应 时 生成 黄色 物质 ， 最 大 吸收 波 
长 在 440nm。 只 在 人妖 pH 时 反应 性 增 
meh BR PH RHA 
S. Moore, W. H. Stein 等 提出 的 握 化 
® (1) R E pR ORK RAS 
HS 73 SMe mE MR: 
E. W. Yemm, E. C. Cocking 提出 的 
KCN 法 等 。 肘 类 事先 用 碱 加 水 分 解 
后 再 渍 定 灵敏 度 高 。 以 纸 色 谱 、 薄 层 
GERERE AH O02% ~ 2% 的 节 
-- 朋 - AHRJ EARRAS. H-E 
E SAIT E Bt od PB; 用 4- 乙 基 - 
2- FP BE mt eee = i pi a E R G 
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lad Bp Bw CIR TA. PY 以 进行 问 


”时 分 析 。 


民 

| a. 

a 4 OH 
HI NCHCOOH + a 


| oO 


{1) 
应 力 分 析 stresa analysis AAE 
ce X HANES Re 


残余 应 力 的 分 析 方 法 ， 是 一 种 非 破 环 


性 的 应 力 分 析 方 法 。 试 样 表 面 层 的 应 
为 包括 由 于 记性 变形 不 均匀 或 曾 有 温 
度 梯度 等 引起 的 安 观 应 力 和 由 于 形 
SE. HE. SAARE SA RSI 
起 、 存 在 于 试 样 内 各 晶 粒 之 间或 唱 
粒 之 中 的 微观 应 力 。 试 样 表 面 层 的 
宏 驱 应 力 是 通过 测定 同一 曲面 族 在 
不 同 指向 的 晶 粒 申 晶 面 间谍 的 变化 
量 求 得 的 。 而 微观 应 力 的 确定 则 是 
通过 对 衍射 峰 的 疾 形 分 析 来 完成 
的 。 由 于 微 晶 的 蝇 粒 大 小 和 微观 应 
力 都 能 引起 衍射 峰 的 宽 化 ， 当 两 种 
效应 同时 存在 时 ， 如 何 使 两 种 效应 
有 效 地 分 卢 ， 就 成 为 保证 测 景 结果 


准确 性 的 关键 。 

: 迎头 色谱 法 fromal chromatography 
又 称 前 沿 色 谱 法 。 和 参见 荀 沿 色谱 
法 条 。 

MH fluorescence IER RIN 
种 。 在 分 子 或 原子 吸收 光 被 激发 后 再 
以 光 的 形式 辐射 能 量 的 过 程 中 ， 如 果 
发 光 最 初 的 状态 与 发 光 结 来 时 的 状态 
HS SEAT, RUBRIC. w 
常 荧 光 是 从 第 一 注 发 单线 态 5, 回 到 
BSAA Sy 的 光 辐 射 。 一 般 有 机 
分 子 的 基态 都 是 单线 态 ， 吸 光 后 从 基 
SARK FERRE BR A aR, 
更 高 电子 能 级 的 各 振动 能 级 。 共 高 振 
动能 级 通过 振动 松弛 失去 能 重 句 到 低 
振动 能 级 ， 再 通过 内 转 找 过 程 回 到 同 
样 多 重 态 的 低 电 子 能 级 ， 从 第 一 激发 
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单线 态 S ENERG. h TAR 
JERA mE Aes a) BR ER, 
S, 与 5 Ad Soe es PA et, We ie 
RHE UR AF STR GTS AE BAR 
对 称 。 从 S 返 思 的 过 程 除 荧光 外 ， 
WEGGA T, YR a) RE 
内 转换 非 辐 射 失 活 回 到 S, 等 过 程 ， 
因此 往往 使 上 光量 了 产 康 降低 。 荧光 


过 程 的 寿命 一 般 在 10- ~ 1077 8, | 


5. 一 So 长 寿命 的 发 光 称 为 延 进 芝 光 . 


可 用 激发 光谱 、 发 射 光谱 、 量 子 产 | 


48, At, CaS eR 
X Seah FA ie a 
EPEE RHA. 

蒙 光 胺 ”fluorescamine 学 名 4-5 
ASR [ WE -2 (3H). 1'- È SE ng 
1-33. BRE eet 
生生 试剂 。 菊 光 胺 及 共 水 解 产物 本 身 
不 发 菊花 ， 与 脓 基 的 衔 生 产物 却 发 强 
RIG CRA 390nm， 发 射 波 长 
4750m). AMTER ROP 1 ie E 
EE. RHE teh = Ae O10 ~ 
100 ff, ASTRA CRAR PARR 
Me. RRA. 

SHER GT EU GE fluorescence a- 
mine derivation 2 RE ak H fe — 4b 
含 氨基 的 化 合 物 ， 本 身 无 荧光 ， 直 接 
POAT RABEL. Se fh AM 
的 氨基 酸 或 伯 且 的 衡 生化 试剂 ， 和 卫生 
化 反应 如 下 : 

经 术 生 化 后 的 氨基 上 化 合 物 有 具有 强 的 艾 
光 活 性 。 可 用 于 色谱 分 离 中 对 这 些 物 
ERRE. TREMER, MEER 
WM Sk, ADEA ok EE 
光 物 质 。 它 已 经 应 用 于 许多 氨基 酸 分 


荧光 薄 层 板 fluorescent thin layer 
plae EREHE PIMA BRR 
光 牺 质 后 制 成 的 一 种 特制 的 薄板 ， 
以 便于 观察 无 色 组 分 (或 无 此 外 吸 
收 组 分 ;的 薄 屋 色谱 图 。 样品 在 荧 
光 薄 层 板 上 展开 后 ， 在 紫外 光 下 观 
RN, RMB ARO, m EE mH 
RRBRRICARICRS , AE 
DAH RA. RRA 
FERRE. SILER. RGR, RA 
RS. 

SIERRA fluorescent yield 在 
特征 XARA EY, RAE 
SHER X ERATA a PE eB 
APRS URSA. RAE 
ERRA, MRAM w 应 该 为 
1, Ae RE A - 
K 系 荧光 产 额 mx 是 单位 时 间 内 发 
射 的 所 有 下 系谱 线 的 光子 数 除 以 同 
一 时 间 内 形成 的 KK 层 电 子 空位 数 。 
L 系 及 MM 系 艾 光 产 客 ww， Rao, 的 定 
义 与 此 相同 。 荣 光 产 额 是 随 原 子 序 
数 及 谱系 而 变化 的 ， 低 原子 序数 的 
元 素 的 荧光 产 额 较 低 ， 这 是 影响 其 
测定 灵敏 度 的 因素 之 一 。 
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W WE fluorescence quenching 
BAA a Fh PE 
换 过 程 失 去 能 基 使 区 光 强 度 降 低 的 
HR. ROAR It in VA Sh i i H 
METER ft ELSE PEPER, WK E 
PARKI. MARI THR 
ALE ASERR AB, 
AEE BE FG PER EY Be BK BAS AR 
WA SILA TH K i ae E 
Se PE OK oh) BBR ER A oh ACK 
REH TE Se BE A BA oe 
KA EER BO KEE RR PER. 
Ba Be HE A FR te, Be He I E E 
化 学 变化 而 观察 不 到 荧光 的 现 蒙 一 
RRR AR ICH RK. 在 利用 荣光 进 
TER. MIKA RSA SEH 
过 程 的 测定 方法 中 ,一 定 要 注意 深 
A. 共存 杂质 . AAS RK A 
的 影响 。 

w Æ BR i 析 fluorescence 
A FA BE 3b BER 
TE FS EAT RAE. 
格 讲 ， 和 猴 灭 过 程 常常 伴随 量子 产 率 
的 变化 ， 因 此 不 应 包含 化 学 反应 、 
AWH. Set Fe ee S| I 
强度 降低 。 但 实际 分 析 中 经 常 利 用 
弱 分 子 间作 用 形成 络 合 物 导致 的 荧 
WREEK ( 激 
发 前 形成 络 合 物 导 致 的 铬 灭 称 为 静 
SEK, 激发 后 形成 络 合 物 导 致 的 
FER a ASE), a. 4# 
反应 导致 的 荧光 强度 降低 昌 不 属于 
KERK., 但 也 是 常用 的 一 种 荧光 
ARSE. MARAT. PHS 
PASS Oe KARE KEL RS 


quenching analysis 


PT RE RAT 
SEERA fluorescence quench- 


| er CEM Wea he BOM, E 


往 有 蓝光 产生 ， 由 于 荧光 的 强度 比 
控 芝 光 强 得 和 多， 所 以 一 旦 幸 品 或 杂 
质 产生 荧光， 拉 坚 光谱 就 会 被 荧光 
ER, BOERMA EEE ae eS 


RRA. ASEM, EM 
， 制 或 消除 菊 光 于 拢 的 方法 之 一 。 和 党 


FA Be PX Fag A EY 
加 入 少量 (~1%) BHA, 可 以 
有 效 地 淳 灭 荧光 ， 从 而 测 得 高 质量 
的 拉 曼 光谱 。 

SIEM = fluorimetry; fiorome- 
ty 以 一 定 激发 光照 射 一 定 状 态 的 
荧光 物质 ， 通 过 定量 测定 荧光 能 其 的 
变化 对 荧光 物质 ,或 通过 该 荧光 物质 
对 其 他 物质 进行 定 喇 的 方法 。 它 是 直 
接 测 定 发 射 光 的 能 其 ， 因 此 通过 提高 
PW AE RS OY LE TT R REN 
定 ; 由 于 发 荧光 的 过 程 经 历 了 吸光 和 
发 光 两 过 程 ， 因 此 其 选择 性 变 高 于 吸 
收 光谱 法 。 荧 光 测 定 的 不 利 因 素 在 
于 ,直接 测定 荧光 发 射 能 身 容 易 受 仪 
器 条 件 的 影响 ， 不 便 相互 比较 ; 分 子 
RAE SE FE. Rar, BHR, 
WE RIA. MERI 
发 射 还 容易 与 瑞 利 散射 、 拉 坚 散 射 相 
混 。 通 过 测定 荧光 分 子 的 量子 产 率 、 
蓝光 光谱 、 荧 光 偏 所 等 的 变化 可 以 跟 
踪 化 学 反应 、 结 构 变 化 、 分 子 周围 微 
环境 的 变化 等 。 

RRM ESRC 含量 deter- 
mination of vitamin C by fuorimetry 


A EER CRM M AE. 


790 ying 英 


RPR EEU, PTE 
BRAK 2,6- SA Bt BE ek R EEE R C 


氧化 成 脱 氨 抗坏血酸 ， 脱 氧 抗 二 血 酸 | 


Sy SBR AEE Eid E RAA eG Se EIk 


PEM, TE 338nm 激发 波长 、420nm | 


REK FERE ENEEK CE 
HES., WAME oj BS 
SARRE. 反应 式 如 下 

yee 


SEHGHOH c 
bo 全、 Or 2 


ite 
Ho 0 
a Ou 
oyge eae 
j AEE 
No 
WOH 


pane <oCHCH, OH 


荣光 光谱 fluorescence spectrum 
WARSI CHS, RMSE ESR BE AE 
JER ABE AG BR DE ELA BBE R oh 
线 。 横 坐标 可 用 波长 或 波 数 ， 纹 坐标 
订 用 萄 光 强 度 或 光子 数 迷 表示 。 以 单 
位 波长 的 光子 数 表示 时 有 

E, (A) =dE dA (hp + m`” + nm~'} 
CARE BG Fe AR A AT 
EO) =dE /dr [hp +m? « (em 1) 71] 
AE EARE ARASH K Re 
SOBA 92 HGR EK RoR, BAS 
荧光 量子 产 率 呈 正比 ,。 一般 实验 测定 
得 到 的 荧光 光 湾 涉及 分 光 器 、 检 测 器 
FEARRARI, Ay REE EE 
R BERR A N32 ee SR 


ZERAX, RADAR RIC | 


| 性 。 由 于 激发 态 分 子 的 寿命 容易 受 化 


Rw. “AT PPA me, 
TAL te eG He RE ke ae RS A ae Eh 
Bk THURS Bik. 

荧光 检测 器 fluorescence detector 
AA RED (MA SRILA, 
生化 物质 ) 有 吸收 一 定 能 量 (波长) 


| 的 将 之 后 ,发 射出 比 吸 收藏 长 更 长 的 
: BIDE (420) 的 性 质 所 设计 的 检 


Wat. CN RH 107% g. ml, 
比 紫外 检测 器 要 高 2-3 个 数量 级 ， 
PITRE. TORRE. ot 
动 相 流 速 等 实验 条 件 不 太 敏 后， 使 用 
ERRE PE A SO A, BE EF BH 


i EW. 


荧光 抗体 技术 昌 uorescent antibody 
technique ”一 种 向 接应 用 荧光 抗体 
( 即 用 荧光 染料 所 标记 的 某 抗原 的 抗 
体 ) 来 检测 抗原 的 方法 。 

荣光 密 星 旋 体 抗体 吸收 试验 fluo- 
rescent treponemal antibody absorption 
test; FTA-ABS 通过 检测 患者 血清 
中 抗 梅毒 螺旋 体 抗 体 来 诊断 梅毒 病 的 
特异 性 试验 。 首 先 用 赖 特 螺 旋 体 
《 非 致 病人 性 的 ) 提取 物 处 理 血 清 ， 以 
便 吸 收 出 特异 性 抗体 ; RN IRIE 
的 梅毒 螺旋 体 固定 于 载 骇 片上， 加 人 
上 述 处 理 血清 作用 ,水洗 后 加 上 蓝光 
标记 的 抗 人 体 球 蛋白 血清 ， 以 显示 与 
螺旋 体 反 应 的 抗体 该 试验 较 
FTA200 试验 更 其 特异 性 和 更 加 敬 感 、 
现 已 用 该 法 取代 之 。 

荧光 偏振 fluorescence polarization 
在 偏振 光 激 发 下 ， 荧 光 体 发 射 的 莞 光 
PERRE. TOP AE Fe HE 
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PRAY h Bir URE B) P E TE SEL, 和 


I FEA KE Oe ihe OT LA FE 


IRE PAS Ste 来 度量 。P = 
(rr 
Ch, +28). 荧光 偏振 与 荧光 体 的 分 
子 形 状 、 转 动 速度 ; 与 荧光 体 的 吸光 
对 偏振 激发 的 取向 、 交 选择 性 、 激 发 


CERNE ESR ARAL. 已 | 
| 光 去 偏振 的 原因 大 致 有 三 种 : 


和 > 的 测 基 可 指示 荧光 体 吸 收 洗 子 和 
随后 发 射 光 了 于 的 平均 角 称 。 

w RREME fluorescence 
polarization immunoassay; FPTA 2% 
JER BS -KRR ERIE Ach 
相应 的 偏振 菊 光 ， 其 偏振 程度 与 菊 光 
分 子 的 大 小 成 正比 。 在 含有 待 调 物 质 
(如 药物 } HRP, MARR 
标记 的 该 物质 及 其 抗体 。 当 待 测 物质 
浓度 高 时 ， 大 部 分 竺 测 物 质 经 竞争 反 
BSUS. IARI RIRE 
ye ee a RS, RT 
到 的 荧光 偏振 程度 较 低 。 反 之 ， 当 待 
测 物 上 质 浓度 低 时 ， 大 部 分 奖 光 豪 标 记 
物质 与 抗体 结合 形成 大 分 子 复 会 物 ， 
检测 到 的 荧光 偏振 程度 高 。 根 据 偏振 
蒙 光 的 大 小 是 换算 出 所 测 物质 
的 浓度 。 

WWE BE fluorescence intensity 
RAR GRRE. RGR F 
DOT EKA c, MEHE h 的 关 
BR Fo db ('-10°"), Ab bw 
RIE TPR, o ARRIOLA, 
AAWE. CARA, EAM 
ER F =2. 3eckbl,, ERRIRE 
荧光 物质 物质 的 量 浓度 成 正比 。 实 际 
调 定 时 ， 如 果 只 取 空 间 分 布 以 及 光谱 


的 一 部 分 ， 则 有 F =2. 3eclkpl, Ck 为 
与 测定 体系 有 关 的 常数 )。 

葛 光 去 偏振 fluorescence depolari- 
zation 以 直线 偏振 光 或 自然 光 激 发 
含有 光学 各 向 异性 的 莞 光 分 子 的 体 
系 . 该 体系 所 发 射 的 荧光 本 应 是 偏振 
光 ， 观 察 到 的 却 是 去 偏振 的 各 向 同性 
荧光 的 现象 称 为 菊 光 去 偏振 。 产 生 英 
(1) 
ARTES Se ERE A A A 
《如 以 第 二 吸收 带 激发 等 ); (2) 由 
激发 态 分子 向 体系 中 其 他 分 子 发 生 激 
发 能 其 转移 后 再 发 荧光 ; (3) Be 
分 子 在 激发 态 平 均 寿 命 内 通过 布朗 运 
动 转动 后 发 荧光 。 通 过 第 (2) 种 方 
趟 可 以 测定 分 子 间 的 能 量 转 移 ， 第 
(3) 种 方式 用 于 分 子 转动 扩散 系数 
的 调 定 。 可 以 用 普通 光 汶 发 后 测定 仿 
振 度 的 方式 测定 荧光 去 偏振 ， 也 可 以 
用 脉冲 线 沪 振 光 激发 ,测定 荧光 衰变 
过 程 的 偏振 光 特 性 的 变化 。 

IER BH fluorescence chromat- 
ography 采用 荧光 检测 前 色谱 方法 。 
如 果 被 测 物 是 荣光 物质 ， 则 可 以 直接 
EM: 如 果 被 油 物 是 非 荧光 物质 ， 则 
TAEDA GERNE) 或 分 次 
E (HEME) 使 被 测 物质 与 菊 光 
试剂 反应 转变 成 荧光 物质 后 进行 荧光 
检测 。 根 据 所 采用 的 分 离 方法 ， 可 分 
RC SCRA HR. SEE it 
E., ROEM ERE SS, 

XEK fursen 分 子 式 
CaoHiz0s ， 是 -种 莹 光 福 染料 。 不 溶 
Tak, FWHPAZS. ORR, Ze 
光 款 的 碱 金 属 盐 蒂 手 水 ， 荧 光 很 强 。 
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最 大 吸收 波长 为 493. Sam, KAAF 
产 率 0.65 (pH =7 ADK PRR) 和 
0.92 (0.1mol - L'ARIA P). 
HR i A Tr A ne E ROAR 
记 物 ， 并 用 于 荧光 免疫 测定 中 。 


none o 
SN 


w COOH 
[ 
SEHR BR luciferase — PP REE EE 
MORICHES TPE EE 
光 的 酶 。 


WET fluorescence probe 在 
紫外 -可 邵 - 近 红外 区 有 特征 荧光 ， 
和 且 共 荣光 性 质 (激发 和 发 射 波长 、 
TRAE. Air, (HGR AR) 可 随 所 处 环 
TEMPE. SURE. PTR, BE 
等 改变 而 灵敏 地 改变 的 -类 荧光 性 
分 子 。 最 常用 于 葡 光 免疫 法 中 标记 
抗原 或 抗体 ， 亦 可 用 于 表面 活性 剂 
RR MOSER, EAM EES 
等 微 环 境 特性 的 探测 。 通 常 要 求 探 
轩 的 摩尔 吸光 系数 大 ， 荧 光量 子 产 
率 高 ， 营 光 发 射 波 长 外 于 长 波 且 有 
较 大 的 斯 托 克 斯 位 称 。 用 于 免疫 分 
析 时 ， 与 抗原 或 抗体 的 结合 不 应 影 
响 它们 的 活性 ,。 

RIE phosphor 在 外 部 各 种 
刺激 的 作用 下 ， 可 以 发 射 商 量子 产 
率 荧 光 或 故 光 的 物质 。 一 般 不 加 区 
分 将 两 者 统称 为 荧光 体 。 有 些 荧光 
PRE TE Oh ASP Be RE E SR e R 
B. MM. CawO, 结晶 (MR 
BA): 有 些 菊 光 体 是 在 透明 溶剂 


或 固体 (如 玻璃 或 结晶 ) 中 集中 存 
FEAT. MRR. PFH 
FARRE, THR, A 
Pr Pb A BD m E. AAH 


| BLS ETRE A OR Be HE E 
| 各 种 反应 官能 团 可 以 按 需 要 合成 荧 
| 光 探 针 ， 用 于 不 发 光 分 子 的 分 析 及 


微 坏 境 分 析 等 。 

BPG fluorescence derivatiza- 
tien ”对 于 不 发 萤 光 的 待 测 牧 ,通过 适 
当 的 衔 生 试 剂 与 之 反应 ,给 分 子 接 上 
荧光 基 团 ,从 而 用 荣光 进行 测定 的 方 
法 。 葡 交往 生 试剂 应 同时 具有 可 与 目 
标 分 子 进行 皮 应 的 宜 能 团 和 荧光 基 
团 , 基 子 产 率 高 ,能 够 从 组 成 复杂 的 样 
fn PPE E'S MSE, AE 


AOE A BRIE EE IME 


合 禾 、 香 豆 素 、 英 光 素 等 。 
BAHU firefly fluorescein 
tk Aa Be GE Ae TEE 1957 年 从 生 
物体 中 分 离 出 来 ， 上 大工 合成 及 结构 测 
定 的 完成 是 在 1963 F, BIER MA 

构 式 为 


Be A BR IERIE GE RR E 
Re HE MICE RHR, AK 
光 素 化 学 发 光 的 机 理 ， 一般 认为 其 中 
间 产 物 是 一 个 具有 二 氧 杂 环 丁 烷 羡 结 
HREH. Eie, EAT RRRS 
有 -- 个 合适 的 离 去 其 团 ， 比 较 有 利于 
进行 分 子 内 亲 核 反应 而 生成 过 氧化 
物 。 很 多 实验 事实 证 明 ， 在 生成 荧光 
a5 WR RE HRE 
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ATP, Tia Mt AREA | 的 离 去 某 团 .其 应 应 如 下 


Q 
mo nido bo 
AS 


Ad= Rn 42 HF 


ER image plate; IP AAW 
RFE AM CER. Xit 
RERA Et 感光 乳剂 的 胶片 上 
时 ， 可 在 胶片 上 形成 能 量 中 心 ， 此 后 
用 激光 激发 这 些 能 量 中 心 ， 所 存 贮 的 
能 量 就 会 以 光子 的 形式 释放 出 来 ， 记 
FRERE P oY fit AEE FH 
量 ， 即 可 得 到 ~- 张 X 射线 曝光 的 电 
子 照 片 。 与 传统 的 X 射线 胶片 相 比 ， 
其 优点 是 其 敏 度 高 ， 线 性 范围 宽 ， 像 
Rap RIK Bl 50pm， 可 重复 使 用 ， 
无 需 进 行 显影 、 定 影 等 化 学 处 理 等 。 

BRM spectrum projector 又 称 
FEHB 1%. FERPA BB OT ar 
上 的 光谱 被 放大 .并 投影 到 屏幕 上 ， 
便于 在 比较 大 的 波长 范围 和 较 大 的 视 
场 范围 内 观察 和 评定 样品 光谱。 这 类 
REAPS ARR BH, 

MH E) BERR hard gel 指 机 械 
TERR. ERROR, W LIE 
AREER., ES TEA 
FEF Set RA 


| 


oO 


Ad 开光 来 黎 ON Nepean 


Cros $ 
AMP= ARIS A H Ff 


涌 浪 效应 suge effect ” 当 在 气相 
色谱 分 析 中 采用 热 时 检测 器 时 ， 由 于 
气体 样品 的 进 样 量 过 大 或 液体 试 样 由 
于 瞬间 汽化 而 体积 膨胀 较 大 时 ， 往 往 
使 稳定 的 载 气 气流 产生 一 有 租 闻 的 肪 
动 ， 由 于 色谱 柱 的 阻力 ， 这 种 脉动 对 
热 导 检 测 器 的 测定 气 路 影响 较 小 ， 但 
对 参 比 气 路 影响 较 大 ， 于 是 在 基线 上 
产生 一 负 向 的 信号 ， 随 着 气流 脉动 的 
消失 ， 基 线 又 逐 新 回复 平衡 ， 这 种 现 
象 称 为 色谱 的 酒 浪 效应 。 

He WAR oil diffusion pump 利 
用 油 术 散 原 理 的 真空 泵 系统 。 可 获得 
10° ~10 Pa WASH, RAB 
使 试 样 和 电子 光学 系统 的 内 壁 受 污 
染 。 早先 油 扩散 泵 是 一 种 最 重要 的 真 
空 泵 系统 ,但 随 着 无 污染 泵 的 发 展 ， 
油 扩散 泵 渐 新 退出 超 高 真空 系统 。 但 
在 普 双 高 真空 系统 中 ， 仍 是 主要 的 
RAR 

MARE oil-mili technique 将 样品 
粉末 分 散在 由 Cw ~ Cw 的 混合 烷烃 组 
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BRE WEG Tf) fi RR pa RDIR Bh A RE 
体 ， 置 于 两 片 红外 窗 片 中 制 成 半 透 明 
薄膜 后 绘制 红外 净 谱 的 -种 方法 。 油 
刻 法 的 优点 是 快速 简单 ， 光 谱 质 量 较 
好 。 启 点 是 全 波段 谱 图 需 用 丙种 分 散 
BHR, JAK, BA EA 


易 重 复 难于 绘 成 .完整 的 谱 图 。 做 定 | 
| 要 发 生 氧化 酸败 。 在 氧化 酸败 过 程 


量 分 析 时 ， 需 使 用 内 标 法 才能 保证 较 
好 的 准确 度 。 

7H AS RRA la iodine value 每 
100g THB PT AE RR lk Bhs Fe. HEA 
FURRA AA. RRA 
大 小 可 划分 油脂 的 干 性 程度 ， 砚 值 大 
于 130 的 油脂 ,属于 干 性 油 ; 小 于 
100 A AHR, lat POR FHE 在 
LOO ~ 130 之 间 的 油脂 则 为 半 干 性 油 。 
在 油脂 氧化 过 程 中 ,根据 碘 值 可 计算 
拟 化 油脂 所 需 的 气量 和 检查 油脂 所 化 
程度 。 各 种 油脂 的 不 饱和 程度 及 脂肪 
酸 含 量 在 一 定 范围 内 是 固定 不 变 的 ， 
所 以 厂 值 的 测定 可 以 帮助 了 解 各 种 油 
IRE "HR REER., EARRA 
现象 等 。 

油脂 挥发 物 分 析 analysis of vola- 
tile component in fat ARB HP Ae 
SMB. HMA, FEM 
MER AK Sp FEE RHE Hoy J AR PP ZB h. 
当 植 物 油 温度 达到 100 ~ 105°C 以 上 
时 ,油脂 中 的 水 先 被 气 化 ， 油 脂 中 的 
挥发 性 酸 、 挥 发 性 油 等 同时 蒸发 ， 根 
据 气 化 失去 质量 计算 出 水 分 及 挥发 物 
的 质量 。 电 烘箱 105 各 恒 重 法 适用 于 
不 干 性 油 ， 电 热 板 法 适用 于 半 干 性 袖 
和 干 性 油 挥发 物 分 析 ， 真 宅 燃 籍 法 对 
不 二 性 注 、 半 干 性 油 和 和 干 性 油 的 挥发 


物 分 析 者 适用. 

油脂 酸败 试验 rancidily test of fats 
THA EA RETA], HO. fa EAE 
ERJA Be HA AE FP 


| TEAR. APR, EEE 


油脂 酸败 。 油 脂 酸 败 有 两 种 ，- -是 水 
解 酸败 ， 二 是 氧化 酸败 ， 一 般 污 蕴 主 


中 ， 第 -个 中 和 间 产 物 是 过 氧化 物 ， 过 
氧化 物 的 凶 少 反映 了 油脂 酸败 程度 。 
Fy FN) = ADRAC ANSE = AP oe 
蒂 液 法 检验 醛 的 定性 反应 ， 确 定 油脂 
EMG. AMBP, RAK 
TE. 试 样 已 发 生 酸 败 。 

i BB BE ir RG determination of 
grease acid value 中 和 1g 油脂 中 的 
游 离 脂肪 酸 所 需 氧 氧化 钾 的 毫克 数 。 
利用 游离 脂肪 酸 和 了 胞 肪 均 艇 涪 于 有 机 
AARTE, DLA OLR (乙醚 或 
酒精 } 提取 试 样 中 的 游离 脂肪 酸 ， 
然后 用 已 知 请 度 的 气 气 化 钾 深 液 滴定 
游离 脂肪 酸 ， 根 据 消 耗 气 氧化 钾 溶液 
的 毫升 数 计算 油脂 融和 价 。 油 踢 柄 价 的 
大 小 ， 是 评价 油脂 品质 指标 之 一 。 柄 
Sth, WEDER., PROT TT i 
THe. AAR MEL, 
价 也 是 决定 油 精制 时 加 碱 数量 的 
依据 。 

EPR BEM determination of 
fat saponification value lg 油脂 完全 
AGM Ar SSC ae EH, H 
油脂 与 过 量 心 Smol - L AASL 
AMBRE MI, Use 
i. BGA SRR, HET 
示 剂 ， 用 标准 盐酸 滴定 而 求 得 。 瞩 化 
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价 是 油脂 的 理化 指标 之 -, HERA 
一 定 范 国 、 其 天 小 主要 取决 于 该 油 腿 
PAT ARMA Pe. 平均 分 子 量 
BA, MEA, B., THS 
TRAD. MERMA. 

油脂 质量 鉴定 
tion of fats 
mis. MEDEE., fa A 
而 进行 的 检验 ， 常 包括 下 列 类 型 的 分 
Re: HARA CER). 


MAR: TBR. THERM 


验 〈 醛 定性 反应 ) ， 挥 发 物 分 析 、 油 
脂 卸 化 价 检验 、 植 物 油 脂 定 性 试验 . 
BATES. HAWN A. PER TH 
检 出 试验 、 灾 麻油 检 出 试验 、 矿 物 油 
检 出 试验 、 大 豆油 烷 出 试验 、 花 生 油 


检 出 试验 、 芝 麻油 检 出 试验 、 棉 料 油 


检 出 试验 、 菜 炎 油 检 出 试验 、 茶 籽 油 
检 出 试验 、 大 麻 籽 部 检 出 试验 、 猪 油 
检 出 试验 等 . 
SHEL, 2. MARE de- 
termination of Gd, 5m, Eu and Dy in U 
sample HiT 4L. #@, RAET 
吸收 截面 很 高 ， 因 此 ， 作 为 核燃料 的 
FU Al ME A EL. $. FA 
i. Weil. 2. HARRAH 
SHER AR RR, DEN 
NLA MAA BSL. Be. RA 
MICRA EM BR GHAR aR AI) 
HA., RP 3c ET 
超 负 载 分 离 既 玲 确 、 快 速 ， 同 时 操作 
BAR a PAE TETAS. SRA 
ETER HA-A E P L, 
$. AM, RM nx 107%, 
4H FT LAR AS Ed a Be a 


quality determina- | 


为 了 鉴定 油脂 的 种 类 ， | 


AGS BHEL. &. Hi. HOR, F 
FA (al (i $e A PE ie A EEL 

游程 检验 mns teat 在 -- 个 有 两 
PICK a 和 户 的 序列 中 ， 一 个 元 泰和 
或 连续 出 现 的 区 间 ， 称 为 元 素 的 游 
程 ， 区 间 数 日 即 为 游程 数 r。+ 近似 
遵从 平均 值 为 


与 方差 为 
_ 2nn, (2n -nm —m) 

“ (Cn +m) Cn, +n, -1) 
的 正 态 分 布 NCT,S)。 根据 正 态 分 
ti, r+ ETE 7 + 1.965, 区 间 的 概率 为 
.954， 而 落 在 该 区 间 之 外 的 概率 
<0.5。 若 实验 的 游程 数落 在 该 区 
EZA, WE E 站 和 够 置信 水 平 判定 
序列 中 元 素 的 出 现 是 随机 的 。 如 有 
n =12 个 4 与 ,=10 个 8 组 成 的 序 
F): aa, bbb, a, bb, aaa, b, aaaa, 
bb, a, bb, a, WMMr=11, 计算 
的 >=11.9. § =2.27, RERE» 
[?，16]。 实 验 的 游程 数 r =11 位 于 
RAA, REEE PAA a 与 
b 的 出 现 是 随机 的 。 

MME determination of free 
acid 通常 是 指 存在 可 水 解 金属 离子 
(Fe** 、Al!* 或 Cw“ 等) 时 游离 了 
的 测定 。 游 离 酸 的 测定 在 渔 法 冶金 中 
万 为 重要 ， 因 为 游离 酸 浓度 的 有 交 控 
制 既 可 以 提高 铀 等 稀有 元 素 的 证 出 
率 ， 又 可 减少 酸 存 ， 从 而 降低 工艺 成 
本 。 较 好 的 测定 游离 酸 方法 是 络 合剂 
法 ， 妓 先 在 样品 中 加 入 已 将 pH 值 调 
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到 近 中 性 的 EDTA 洲 液 ， 使 样品 中 
的 可 水 解 金 属 离子 与 EDTA 络 合 ， 
然后 用 碱 滴定 样品 的 这 深 中 的 
H* 。 也 可 采用 阳离子 交换 分 离 法 ， 
即 样 师 深 访 通过 Na AY Be TR 
树脂 交换 柱 ， 使 Fe SA”. Ca 
FKR EAR TRHA TER 
脂 所 吸附 ,然后 再 用 碱 滴定 流出 
HH". 

有 机 沉淀 剂 organic reagents for 
precipitation H FPLR A PLA. 
相对 于 无 机 沉淀 剂 的 优点 是 : 试剂 品 
种 和 多， 有 的 选择 性 很 高 ， 便 于 选用 ; 
生成 的 沉淀 溶解 度 小 ， 易 于 沉淀 完 
全 ; 生成 的 沉 证 吸附 无 机 杂质 少 ， 且 
易 过 滤 和 洗涤 ; 生成 的 这 证 摩尔 质 重 
较 大 ， 有 利于 提高 分 析 的 准确 度 ; 生 
成 的 沉 注 有 些 组 成 恒定 。 烘 干 后 即 证 
PE., IL TRAE. ABLE AL 
AERES Pa BE A A ES TA 
合 物 的 沉淀 剂 两 类 , 

有 机 电化 学 organic electrochemis- 
ty 将 电化 学 的 方法 用 于 研究 有 机 
化 合 物 ， 包括 有 机 物 的 定性 鉴定 和 混 
合 物 的 定量 分 析 ; 以 及 有 机 反应 的 物 
理 现 象 研究 ， 如 测定 反应 速度 ， 结 构 
式 的 鉴定 ， 娠 反 蜡 构 和 互 变异 构 平 衡 
的 研究 等 ; 进行 有 机 合成 ;观察 反应 
We, MER SASS, WER 


应 的 终 产 物 ， 研 究 有 机 化 合 御 的 一 些 | 


性 质 , FRR BP A CA) 
等 ; 并 可 直接 进行 生物 活体 的 研究 
工作 。 

有 机 分 析 organic analysis 4} $F 
化 学 的 一 个 分 支 ， 包括 有 机 化 合 物 的 


定性 、 定 其 ,结构 及 构象 等 分 析 ; 

有 机 改进 剂 organic modifier 为 
了 改善 色谱 分 离 和 因 了 吸附 造成 的 色谱 
峰 拖 尾 ， 在 以 电解 质 水 溶液 为 主体 的 
PE A RA HLAM. 

APH organic coprecipi- 
tant JRE, WAL 
A, APE RARER. HA 
沉淀 中 的 有 机 部 分 可 和 灼 烧 除去 ， 从 而 
易 实 现 微 量 组 分 与 载体 的 分 离 。 其 沉 
证 机 理 涉及 胶体 的 如 凝 作用 ， 形 成 离 
于 缔 合 物 或 金属 整合 物 等 。 如 在 酸性 
RP. W, Mo, Nb 等 的 离子 以 带 
ARM RRS Ee, WART., ¥ 
可 宁 等 本 身 易 带 正 电 的 有 机 试 剂 吸附 
FS PR, BRS eS ie PK. 
We BAS -EH LSE DL AL A 8 
PEO. Oe Be i SE A BL ik Fal. 
Re. AS. 

APRA BES analyses of or- 
ganophosphorus residues 对 残留 在 动 
物 、 HOU Rah PARRA 
BEM. EWEA AL A PE 
Rm. =F. L, Sha. P 
EMR. UR. ARR. RA 
RR, BES. SRA 
RAAR. CRRA SSR HRS 
AMERRM., 测定 方法 早期 采用 酶 
化 学 法 、 单 项 前 比 色 活 和 同位 素 法 ， 
目前 广泛 采用 薄 层 层 折 法 和 气相 色谱 
法 。 气 相 色 谱 法 中 采用 火焰 光度 检测 
器 灵敏 度 较 高 ， 对 有 机 磷 具 有 很 好 的 
选择 性 ， 能 … 次 性 进行 铬 种 有 机 奏 农 
药 残 留 量 的 测定 。 

ABR HRB residual and pol- 
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lution by organophospherus pesticides 

ALR RE EM ARATE aR SA 
一 类 ， 约 有 100 多 种 ， 多 数 是 杀 虫 剂 
CMBR, RR), DARRE 
HP) CS A sek AB ve 
EO. BRIS Al Caibi RR) 
MAREA CR ER RR. A BR 
a. RAB). HORAK A 
后 , 一 部 分 农药 直接 或 间接 残存 于 从 
物 、 蔬 菜 、 呈 品 、 瘟 产品 、 水 产品 中 


以 及 土壤 和 水 体 中 。 这 些 农药 施用 于 | 
为 原料 的 两 赤 类 。 以 华为 原料 的 有 机 


AMEN, VOR RAE ARH, 


或 渗入 组 织 内 部 ;有 内 吸 作用 的 还 会 ; 
运转 到 其 他 部 位 ， 施 于 土壤 中 的 农 | 


药 ， 也 可 以 被 植物 蝶 收 。 这 些 农药 经 
过 日 本、 风 歇 、 甫 淋 和 植物 代谢 ， 以 
及 土壤 微生物 的 作用 等 ,会 使 其 部 分 
或 编 大 部 分 发 牛 分 解 消失 ,但 在 一 定 
时 间 上 内 仍 有 微 基 农药 残存 在 环境 中 或 
生物 体内 ， 造 成 残留 。 残 存 形式 有 两 
种 ， 一 种 是 保持 原 有 结构 ， 舅 一 种 是 


其 转化 或 降解 产物 。 农 药 残留 问题 是 


随 着 农药 大 量 生 产 和 广泛 使 用 而 产生 
的 ， 对 信和 生物 危害 很 太 ， 各 国 对 农 
药 的 施用 都 进行 严格 的 管理 ， 并 对 售 
晶 中 农药 残留 允许 量 作 了 规定 。 
ARS AEH 
ganochlorine residues A PL RK AA 
有 毒性 大 、 化 学 稳定 性 强 ， 不 易 分 解 
的 特点 ， 并 会 通过 土壤 、 水 质 、 食 物 
在 动物 、 植 物 及 其 产品 中 产生 不 同 程 
度 的 残留 ， 湖 定 其 中 的 合 量 的 工作 称 
为 有 机 氮 残 留 量 分 析 . 通常 检测 的 有 
机 氮 农 药 有 六 六 六 、 FRR. AR 
E., SRR, DR RE: 样 


analyses of or- | 


品 制备 一 试剂 提取 一 净化 一 仪器 术 
HH. ARRAS. TBE RE 
高 . 通常 用 极 性 较 弱 的 有 机 溶剂 提 
到 , 净化 - 般 采 用 柱 层 析 法 或 液 液 分 
At; 目前 的 检测 方法 有 凝 胶 渗透 色 
谱 法 、 气 相 色 谱 法 及 色谱- 质谱 联 用 
法 ,其 中 以 使 用 电子 俘获 检测 器 的 气 
相 色谱 法 灵敏 度 最 高 - 

APM AA residual and pol- 
lution by organochlorine pesticides 有 
PRR EBS AAA RR — 


RRA ERR. AR BA 
A DDT 和 六 六 六 ,以 及 六 六 六 的 
高 再 体制 品 林 丹 、DDT 的 类 似 物 甲 
A DDT, Cw, 也 包 插 从 DDT 结 
构 衍生 而 来 、 生 产 吨 位 小 、 品 种 繁多 
HABA, MH RAM, = MAG 
BARES. HORI BA 
A. MARGHA. HEW, BET 
Fo CURR TR AOS AA LRA 
包 插 作 为 杀 虫 剂 的 氧 丹 、 七 气 、 艾 氏 
Wl, KRA. RAER., WF RR 
FRF, EF RRT MAIRE AA 
FRBI. ARAARA RR AY 
KA AER BAA MR 

有 机 氮 农 药 施 用 后 ,一 部 分 农药 可 
直接 或 间接 残存 于 谷物 、 HR. E 
品 、 畜 产品 、 水 产品 中 以 及 土壤 和 水 
体 中 。 这 些 农药 施用 于 植物 体 上 后 ， 
TT RRIRN RARE, Be AGA 
AR., A ARE RAS S EHH 
部 位 ， 施 于 土壤 中 的 农药 ， 也 可 以 被 
HOR, 这些 农药 经 过 日 靖 、 风 
吹 、 南 淋 和 植物 代谢 。 以 及 土壤 微 生 
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PMS, SERRAR 
BE HRA Se, (AE ERI A 
微量 农药 残存 在 环境 中 或 生物 体内 ， 
RRR, RAMA RATE 
H, ESE Pee Se th] 
BAH), FER EHA p ED 
EPAIAREN ERRA Re, 

有 机 溶剂 效应 
effect 在 火焰 原子 吸收 光谱 分 析 中 ， 
有 机 溶剂 引入 火炉 对 原子 吸收 信和 导 的 
影响 。 常 用 的 多 数 育 机 洲 剂 的 表 商 张 
AARRE AC). FA SUK 
FR, WDA AE DR. 
有 利于 它 在 火焰 中 迅速 蒸发 、 解 离 和 
原子 化 。 可燃 有 机 溶剂 在 火焰 中 燃烧 
产生 热量 ， 提 高 了 火 烙 温度， 分 解 产 
生 的 还 原 性 组 分 , 如 CH, CO, C, 
Ca 等 ， 改 善 了 原子 化 环境 ， 有 利于 
自由 原子 的 形成 和 增强 原子 吸收 信 
3, BRMEReE. AA. 有 
机 物 分 解 产 生 的 小 分 子 OH, CH, 
CN., C. NH, CO 等 ， 在 相当 宽 的 
波段 区 有 分 子 吸收 带 ， 燃 烧 不 完全 产 
生 的 碳 微 粒 引 起 的 光 散 射 ， 又 会 增强 
背景 吸收 ,减弱 原子 吸收 信 上 号， 

有 机 试剂 organic reagent 之 指 用 
于 化 学 元 紊 、 无 机 和 和 有 机 化 合 物 、 官 
能 团 等 的 定性 或 定量 测定 ， 以 及 分 析 
中 用 于 分 凋 、 富 集 和 掩蔽 等 的 各 种 有 
机 化 合 物 。 

有 机 酸 的 分 元 与 测定 
and determination of organic acids 将 
BAAR, ROR FRB K WE 
AR. 80% CARIN CMER 
能 充分 漫 出 时 ， 可 进行 稀 碱 处 理 )。 


organic solvent 


separation 


. FR SR, OE 
白质。 将 抽出 液 用 硫酸 调 成 柄 性 后 ， 


ETT KARA ART, REE A R ith. 
1558 ACR, TB PES 
BE. HRM. BE te a 
Ho Ash, hel AAT Re 
有 机 酸 ， Fa p tE AYA Amberlite 
IRA-400 OR A BL, 0.5 mol + LU 
Na, CO, (EBL, fe BEE ROE ot 
性 树脂 Amberliie IR-!20 FE, BRA 
Na* ,有 机 酸 含 其 可 用 气相 色谱 法 
( 酯 法 衍生 化 ) 、 液 相 色 谱 法 来 测定 。 

AHE organie chromogenic 
reagent 光度 分 析 中 ， 常 常 需要 选择 
适当 的 试剂 与 被 测 离 子 反应 生成 有 色 
化 合 物 再 进行 测定 ， 所 用 试剂 称 为 显 
色 剂 。 谋 用 最 多 的 是 有 机 显 色 剂 。 有 
机 显 色 剂 及 其 产物 的 颜色 与 其 分 子 结 
构 密 切 相 关 ， 分 子 中 通常 都 含有 生 色 
HABERA. 生 色 团 是 某 些 含 不 饮 和 
RARA., mAAR. AMERRE 
等 。 这 些 基 团 中 的 入 电子 被 激发 时 
所 需 能 量 较 小 ， 波 长 200nm 以 上 的 
光 就 能 全 其 激发 ， 故 往往 评 以 吸收 可 
见 光 而 显示 出 糊 色 。 助 色 团 是 某 些 舍 
孤 对 电子 的 基 团 WAE, HEAR 
代 基 等 。 它 们 与 生 色 团 上 的 不 饮 和 键 
相互 作用 ， 可 影响 生 色 团 对 光 的 吸 
收 ， 使 颜色 加 深 。 有 机 显 色 齐 的 种 类 
RE, 显 色 剂 和 显 色 反应 的 合理 选择 
是 提高 光度 分 析 灵 第 度 和 选择 性 的 重 
要 途径 。 

有 机 相生 物 传 感 吕 organic biosen- 
sor 与 水 相 相 比 ， 有 机 相 生物 催化 
分 析 的 优点 是 ， 可 以 监测 许多 非 水 小 
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HERH. TBR Ta a 


应 、 提 高 热 稳定 性 及 生物 分 子 固定 化 | 


手段 简便 等 。 有 机 相生 物 传 感 问 将 在 
APLAR. 牛 物 工程 、 环 境 监 测 及 药 
物 分 析 等 领域 在 广 泛 的 应 用 前 景 。 
有 机 质谱 法 organic mass spec- 
trometry; OMS 用 质谱 仪器 对 有 机 
化 侣 物 进 行 定性 定量 分 析 的 方法 ， 主 


要 用 于 合成 物 或 天 然 有 机 化 合 物 的 分 | 
: 式 中 , 全 和 下 分 草 是 生物 半 排 期 和 
子 量 确认 ， 结 构 解析 及 其 裂解 机 理 的 : 2 

a pind | WER RI. 7, 随 体 内 各 组 织 、 器 


MEA. MTNA, TAA 
接 将 样品 引入 质谱 仪器 ， 测 定 化 合 物 
的 分 子 量 ， 并 可 根据 得 到 的 化 合 物 相 
KRH. 推断 化 合 物 的 可 能 结 
构 。 对 于 组 分 复杂 的 有 机 化 合 物 ， 应 
先 分 离 出 纯 组 分 ， 再 进行 质谱 测定 ， 
目前 多 采用 联 用 仪器 进行 分 析 ， 即 把 


分 离 的 仪器 (气相 色谱 或 液 相 色谱 | 
DO 与 质谱 仪 串 联 使 用 。 对 于 小 分 ， 
i 示 ， 其 含 基 测 定 方法 亦 是 农药 标准 中 


半 、 越 稳定 ， 易 挥发 的 组 分 ,使 用 气 
相 色 谱 - 质 谱 联 用 仪 进行 分 析 ; 对 于 
大 分 子 、 热 不 稳定 、 不 易 气 化 的 极 性 
化 人 台 物 ， 则 可 以 使 用 液 相 色谱 -质谱 
联 用 仪 进行 分 析 。 

fit biased estimation 用 样 
AMECR IS HATHA at ea 
RHARRRS. FETES 是 总 
RAS oo’ 的 无 偏 估 计 值 ， 不 同 的 样 
ARES Eo 附近 摆动 ， 其 期 望 什 
是 于 。 而 极 差 六 不 是 总 体 标 准 姜 o 
的 无 偏 佑 计 值 ,而 是 它 的 有 偏 估计 
值 , Re RARE RARER 
o, AA ZMAARAS. HA 
R=d.S 校 庄 之 后 。 串 用 民 来 居 计 标 
ME (4a) 差 ， 其 中 d, 是 与 测定 次 数 


| 有 关 的 系数 ,可 由 有 关 的 统计 表 


中 查 得 . 
EKA effective haif-life 进 
人 入 体 瞧 的 放射 性 核 素 的 活 产 通过 放射 
性 衰变 和 体内 排出 三 少 一 半 所 需 的 时 
fA], LAT, dean. 
TT. 
-—_? 
OF, +7 


官 对 放射 性 核 素 的 代谢 速率 不 同 而 
不 同 。 

4 effective field 
Has. 

有 效 成 分 active ingredient 农药 
产品 中 具有 生物 活性 的 特定 化 学 成 
分 。 有 效 成 分 含量 是 农药 产品 标准 中 
重要 的 质量 指标 ， 常 以 质量 百分数 表 


见 ae 


的 主要 部 分 ,生物 活性 是 指 对 昆虫 、 
MR. Bl. RARA A 
为 、 生 长 、 发 育 和 生理 生化 机 制 的 干 
扰 、 破 坏 、 杀 伤 作用 ， 还 包括 对 动 、 
植物 生长 发 育 的 调节 必用 。 

有 效 峰 数 effective peak number; 
EPN 两 个 相 邻 碳 数 同系 葛 之 间 能 容 
继 的 分 离 麻 器 =1 的 色谱 峰 峰 数 {有 
时 用 了 表示 ) ， 其 表达 式 为 


Ct tn) 
EPN = 2 nL 


F Fay + Fa 
式 中 了 Bes 


2) 
ou 分别 为 相 邻 两 峰 1 和 2 
的 保留 时 间 ， 丈 1 ， 
邻 两 峰 | 和 2 的 半 妖 宽 。 


Win 分 别 为 相 
iS eM number of effec- 
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tive theoretical plates 由 于 在 色谱 柱 中 
存在 着 死 体积 【在 组 分 的 保 留 时 间 中 
包括 了 死 时 间 ) ， 因 此 ， 从 分 配 平衡 理 
论 计算 出 来 的 理论 塔 板 数 ”并 不 能 完 
全 反 跨 柱 效 ， 利 用 扣除 死 体 积 【 或 扣 
BRST A) 后 的 调整 保留 体积 【时 间 ) 
计算 的 有 效 理论 卉 板 数 能 前 真 实地 反 
映 杜 效 有 效 塔 板 数 用 nw 表示 


f z 
nag =i6( 5) 


EV 
或 Rya =554( 2 


Wa. 
z 


式 中 ,是 该 组 分 的 调整 保留 时 间 ; 


FERREE: VEFSN Su | 


建 论 堪 板 数 条 . 

AMRF significant figure Xf F 
所 记录 的 没有 小 数位 且 以 若干 个 零 结 
尾 的 数值 ， 从 非 零 数 字 最 左 一 位 向 右 
数 得 到 的 位 数 减 去 无 效 替 〔〈 仅 为 定 
HARF) 的 个 数 ， 对 于 其 他 的 十 
进位 数 从 非 零 数字 最 左 -位 向 右 数 得 
到 的 位 数 ， 就 是 有 效 数 字 。 加 1.2, 
0.12, 0.012, 0.0012 等 ， 它们 的 有 
效 数 字 都 是 两 位 。 在 实验 中 ,记录 分 
析 测 试 数据 时 ， 记 录 的 数据 与 表示 结 
果 的 数值 所 具有 的 精确 度 应 与 所 使 用 
的 测量 仪器 和 小 具 的 精确 度 相 一 致 。 
所 记录 的 数 除 最 后 一 位 数字 具有 不 确 
定性 外 ， 其余 各 位 数字 都 应 是 准确 
的 。 对 调试 数据 进行 取舍 时 ， 应 遵守 
有 效 数 字 的 修 约 规则 。 

BRE BE effective plate 
height 在 扣除 处 体积 (PERT) 后 
色 谐 柱 中 每 一 块 有 效 理论 塔 板 的 高 


BE, Ahan 表示， 单位 是 com, AA 

理论 塔 板 高 度 与 有 效 理论 堪 板 数 一 样 

可 用 来 表征 色谱 柱 的 效能 ，hsg t 

A. FESR Pic gg = 一 -， 式 中 ， 
AR 

二 为 色谱 柱 长 度 ; na SH BORIC 

板 数 。 


AMHR effective mobility 总 对 


| PRE: BRL oh dr a FA 


子 的 平均 迁移 速度 。 实 际 上 不 可 能 在 
无 根 稀释 而 又 无 其 他 离子 影响 下 进行 
了 工作， 所 以 需要 引入 有 效 消 度 (a) 
的 概念 。 有 效 消 度 是 所 有 产物 的 离 解 
E Ca.) 和 分 子 的 第 :离子 形式 的 绝 
对 消 度 (jy) FAS A. 

有 效 中 量 


median effective dose 


| 衡量 药剂 对 夺标 生物 体 如 真菌 、 细 蓝 


或 植物 体 毒 力 大 小 的 一 个 量 ， 是 能 使 
生物 群体 半数 产生 某 种 药 效 反应 所 需 
的 药剂 用 量 。 简 写 为 ED 。 

AR Pik median effective con- 
centration 衡量 药剂 对 靶 标 生 牺 体 如 
真菌 、 细 菌 或 植物 体 毒 力 大 小 的 .- 个 
重 ， 能 使 生物 群体 半数 产生 某 种 药 效 
MER THIRE, FTG y EC., 。 

有 证 标准 物质 certified reference 
material; CRM ”用 建立 了 计量 济源 
性 的 方法 确定 其 一 种 或 几 种 特性 量 昔 
及 其 一 定 置信 水 平 的 不 确定 度 ， 并 附 
有 定 值 部 门 所 发 布 的 证 书 或 其 他 文件 
的 标准 物质 。 和 参见 标准 物质 条 。 


i 诱导 反应 inductive reaction JL 
| 导 效 应 条 。 
诱导 力 inducing interaction force 


分 子 间 相互 作用 力 的 一 种 形式 。 非 极 


请 you 0l 


fe PRAM ARB, (BARA 


BEIEN, op Pre fg Ae RAL oP 
A. GOR SPER. OS OS 
RE pe t Fh J a Hoh AEE OBIE Ee, 
poak, a 为 被 诱导 分 于 的 极 化 说 。 
AIER ESF i AEE SRR RES 
FRB Ht, PRTA UA 
uy = -a (ays, tagi ) 
AF. s ARR r 为 两 个 分 子 
中 心 之 闻 的 电离; a. a 分 别 为 分 子 


RARE. 

BS UAL induced-fit BARE 
45 FFE ET AEP EB a9 
一 种 假说 。 当 基质 与 酶 结合 时 ， 酶 分 
子 为 了 使 其 催化 作用 更 有 效 而 本 身 发 


EMRE, RAMA ALE | 


i Ne 


Bc, Aa T fp RE Me St BEE ORA 
性 , (RA a A HA SARRE K 
D. E. Koshland 则 于 1968 年 提出 了 了 诱 
导 匹 配 的 假说 ， 因 此 又 称 Koshland- 
Némthy-Filmer 模型 . 射线 衍射 等 
CHEZ, RABSARASo 
发 生 了 结构 变化 。 他 们 还 认为 酶 对 基 
质 同 系 物 活 性 低 的 原因 并 非 是 对 基质 
同系 物 结 台 的 亲 和 性 低 ， 而 是 绪 合 时 
最 大 速度 所. 降低 之 故 。 诱 导 匹 配 说 
揭示 ， 与 酶 结合 的 基质 信息 发 生变 化 
时 酶 其 他 部 位 的 构象 也 随 之 变化 。 在 
分 子 识别 研究 中 ，Hamilton 等 设计 了 
被 称 为 分 子 关 节 的 主体 分 子 ， 访 分子 
与 1- 丁 基 胸 腺 喀 喧 结合 时 伴随 结构 
变化 《 像 关节 一 样 能 够 转动 }， 即 通 
H AFLE epik, 


诱导 效应 inductive effect 用 于 分 
折 的 反应 中 ， 有 的 氧化 还 原 反 应 进行 
速度 极 慢 .但 当 有 男 一 反应 进行 时 ， 
会 促使 这 一 慢 反 应 加 快 进 行 ， 此 现象 
BAS eh. Bi, MnO, 与 口 - 
间 的 反应 极 慢 ， 但 若 用 MnO, 滴定 
HCL 溶液 中 的 Fet, 由 于 MnO; 与 
Fe 一 间 的 反应 则 会 诱导 和 加速 MnO, 
与 C1 间 的 及 应 ,使 滴定 结果 偏 高 。 
此 时 MnO, 与 Fe” 间 的 反应 称 为 请 


| 导 反 应 ; MO 5 Cl" RRA 
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受 诱 反应 。 在 涉及 物质 结构 的 研究 
Wa SPAT Aa Se ee 
BHA, URIS RRA 
TETS FR OPK 
之 为 诱导 效应。 

诱发 的 生物 发 光 induced biclumi- 
由 理化 因子 诱发 生物 发 光 
RRR. EA Re PN 
微弱 ， 人 们 采用 多 种 现代 化 技术 诱发 
发 光 强 度 ， 其 中 物理 法 有 : 和 射线 和 
?了 射线、 快 电子 、 紫 外 线 、 直 声波、 
微弱 的 直流 电 和 和 交流电、 加 热 、 超 氧 
压 等 。 在 这 些 因 素 的 作用 下 ， 生 物 的 
HAY, 包括 水 分 子 吸收 能 量 离 解 
PEAR, RMA TA FRR A, 
在 能 量 转移 和 耗 散 的 过 程 中 部 分 能 量 
以 光子 的 形式 释放 出 来 。 化 学 法 则 常 
常 加 入 H;0, 或 有 机 过 氧化 物 等 诱发 
产生 单线 态 气 ， 以 增强 脂 类 过 氧化 ， 
从 而 使 发 光 增 强 。Fe** (FeSO, ) 可 催 
化 线粒体 腊 上 脂 类 的 氧化 , 翁 化 一 系 
到 自由 基 反 应 ,而 良 出 基 复 台 时 会 发 
光 。 此 外 和 鲁 米 诺 .Eu… -四 环 素 .Na0H 
等 都 可 以 增强 生物 发 光 。 人 们 用 诱发 


802 you #PEM 
RIE WB E a AORTA CRE 
RRA TAS BER KER) REM. 

MAE glazing 对 载体 进行 钝 
化 处 理 的 种 方法 ,通过 釉 化 处 理 , 载 
(RA TFS RIE BE RR BR 
“HERPE” ,这 种 载体 的 吸附 性 能 
小 , 蝇 度 大 ,可 分 析 强 极 性 物质 。 具体 
HORE Si HE RAK A 2.3 和 的 Na, CO,- 
K,CO, ( it th 1:1) aX atek y 
RREA E he, OR rr EE 870°C 
"PHAGE 3. 5h ,然后 升温 到 980'C HE 
40min ,玻璃 化 的 釉质 即 可 形成 ， 

RIFE slurry packing method 
又 称 湿 法 柱 填 充 。 参见 温 法 杜 
填充 条 。 

SKS BA ozearalenone HH 
禾 谷 镰刀 菌 产生 的 一 种 峻 激素 真菌 毒 
素 APB 6-( 10-7 -6-A 4-1-0 
烯 基 )B- 雷 琐 酸 -na- 内 酯 。 它 主要 存在 
FER AEM Hl P, bÆ OAR .高 
E ,大 米 中 也 有 一 定 程 度 的 分 布 。 它 
虽然 毒手 较 低 ,但 对 家 禽 特 别 是 对 猪 
和 羊 的 影响 较 大 。 饲料 中 1pg .gz 的 
ERAT HG Be fE sh EE 
化 ,更 高 的 浓度 (50 ~ 100pg -g Y 
会 对 怀 茸 ,排卵 .移植 . 胎 几 的 发 育 、 新 
生动 物 的 生存 力 产生 不 利 的 影响 。 主 
米 苗 器 燃 珊 的 检测 方法 包括 :核磁 共 
振 . 紫 外 .质谱 ,荧光 毛细管 电 泳 . 薄 
FB fe He HPLC. eR A SR . 免 
BE Re A -A E E. fe EHO H- 
HPLC 法 等 。 

HiHi prediction value ”根据 所 
建立 的 回归 方程 或 回归 曲线 ,由 自 变 
量 值 预 佑 的 因 变 量 值 。 
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MHA BIB preresonance Ra- 
man spectroscopy 当 激 发 线 的 频率 
{ 能量 ) 和 化 合 物 的 电子 婚 迁 频率 接 
近 但 述 没 有 超过 分 子 的 隘 迁 频率 (能 
Hel) Bt ee EE a a AE 
his Kihe Base tee SS BT 
FT BR RSE Fe ER Ba A 
NG We BERTH a E E ARE RL, 

RBS BABAR FR premix 
flame atomizer 又 称 预 混合 型 燃烧 
Are -种 广 证 使 用 的 火焰 原子 化 器 。 
FF ta. RYE G SE PE BU ee M 
AU AA aR TEN. ELE 
eae ey Le A ORR ALS 
E. MURA ERLE ARIA ER 
ATER IR ERG SS SE ATER BPE 
走 ,使 进入 火焰 的 气 深 胶 的 粒度 更 均 
匀 . 同 时 使 燃气 、 助 燃气 和 气 溶胶 在 室 
内 充分 混 匀 ,以 减少 其 进入 火焰 时 引 
起 扰动 。 变 型 网 烧 器 产生 层 型 火焰 ， 
使 进入 火焰 的 气 洲 胶 脱 溶 .蒸发 和 原 
子 化 。 此 种 原子 化 器 的 优点 是 重 现 性 
好 ;提供 了 稳定 和 可 重复 性 燃烧 条 件 ， 
MP; 吸收 光 程 长 .有 足 铝 的 灵敏 
E: TREA EH. RABE 
HEHE Ea) FR, 2 
10% ~ 15% ; 气 溶胶 直径 分 布 范 围 宽 ， 
燃烧 器 


FLE Bich FER 
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从 <Snum 到 25pm 或 更 大 , 

预 混合 型 燃烧 器 premix burner 
ER TARA CRSP TA HRA 
Wk Aa tg. A ie A 
焰 原 了 化 句 。 人 参见 预 混 合 型 火炉 诛 子 
EER. 

预 燃 效 应 prearcing or presparking 
reaction RRA Tye ES TR CE ah 
FERRO IR Ah Wai 


PRAB REBAR AE RRR ， 


效应 。 
MOAT preheating zane 靠近 燃 
WORE AY A dat. PP Sore ek 


HERE PE PB at 6] FE Ak ， 


样 气 溶胶 由 登 化 器 快速 通过 火焰 温度 
较 低 的 焰 心 区 ,只 受到 火焰 的 初步 加 


ACH) ,主要 作用 是 脱 去 溶剂 转化 ; 


ATA JERR. STAR 
RS A ie EA ee 
AYA E E BLAIR oe 
FAR A AE. 

FE pre-column 在 色谱 分 析 中 ， 
当 样 品 组 成 比较 复杂 或 是 对 分 离 有 某 
种 特定 的 要 求 时 ,常常 在 分 析 用 色谱 
FES AD SBR ARUP EE REO HEE 
预 柱 中 的 填料 可 以 与 分 析 柱 相同 ,也 
可 以 不 同 , 视 和 分析 样品 和 任务 而 定 , 它 
的 作用 是 进行 预 分离 ,使 特定 的 组 分 
进 人 分 析 柱 ,而 其 他 组 分 留 在 预 柱 中 ， 
这 样 有 利于 对 特定 组 分 的 分 离 。 有 时 
预 柱 世 可 以 是 化 学 反应 柱 , 用 以 吸收 
或 转化 某 些 组 分 。 

TRAKRRAT 
tivity factor 对 典型 均匀 坏 境 中 的 原 
子 .其 谱 峰 相对 于 其 标准 原子 峰 ( 如 


elemental sensi- 


| 


i 或 峰 ! 


( fluorescence 


Fls) 的 峰 强 ， 设 样品 均匀 , 则 以 峰 高 
在 积 表 示 的 强度 除 以 相应 的 灵敏 
HAT. SHRM RFR Oe Ha 
TOR RE A PAR 、 激 
发 谱 线 ARE AX STOR 
处 的 状态 有 有关 ,在 定量 分 析 中 有 着 重 
要 的 作用 , 

ARH primary cell 能 自发 地 将 
化 学 能 转变 成 电能 的 装置 。 

原 级 X HRE primary X-ray 
以 能 量 足 够 高 的 电子 
(或 其 他 葵 电 粒子 ) 束 秦 击 样品 而 
激发 出 的 X He eI RK AX 
射线 荣光。 记录 和 分 析 原 级 XX 射线 
荣光 光 溢 .以 测定 样品 化 学 成 分 的 
分 析 方 法 , 称 为 原 级 六 射线 荧 这 光 
we. 

RA X SESE ATK primary 
X-ray fluorescence spectrometry ”以 能 
量 是 够 商 的 电子 束 直 接 变 击 样品 , 记 
录 和 分 析 所 产生 的 原 级 X 射线 荧光 
光谱 ,以 测定 样品 化 学 成 分 的 分 析 方 
Eo RR X 射线 分 析 法 所 用 的 仪器 
设备 ,可 以 分 为 两 大 类 :一 类 是 应 用 
普通 的 可 拆 务 式 N 射线 管 的 经 典 
仪器 ;一 类 是 电子 探 针 X 射线 显 微 
分 析 仪 ,或 本 有 射线 分 析 仪 的 扫 
HBT Die. SX 射线 相 比 , 电 
FRAT RR TF BARS, 
AERX 射线 荧光 分 析 法 更 适合 
于 薄膜 、 表 面 和 微 区 的 成 分 分 析 ; 另 
外 ,对 于 轻 元 素 其 激发 效率 较 商 。 

原 假设 null hypothesis 又 称 零 假 
设 , 记 为 而 。 对 样本 进行 统计 检验 
时 ,事先 做 出 两 种 统计 假设 ,一 种 是 候 
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设 普 样本 来 自 同 -总 体 , 记 为 A 
一 种 是 假设 为 各 样本 非 来 自 同一 总 
体 , 记 为 了 .因为 在 统计 检验 时 总 是 
先 假设 各 样本 是 米 白 同 -- 总 体 ,因此 ， 
将 三 称 为 原 假 设 。 当 根据 样本 值 进 


FRR E — Bia PS ， 


BERA Ge EE SB , MHE Rei 
Ay ASE ABO, BCH, 
称 为 各 择 假 设 。 

原始 数据 original value 在 试验 
和 调查 中 直接 得 到 的 .没有 进行 过 任 
何 处 理 的 数据 . 它 蕴 含 了 客观 事物 中 
的 原始 信息 ,经 过 科学 的 加 工 处 理 ,将 
其 转化 为 人 们 所 需要 的 信息 和 知识 。 

原 位 分 析 in situ analysis 原 位 分 
Of Cin situ) 是 为 了 描述 作为 对 象 的 生 
物体 的 某 一 功能 或 其 一 反应 在 生物 体 
原 位 置 被 发 现 的 状态 而 使 用 的 形容 
词 。 试管 分 析 (in vive) 包括 原 位 分 析 
(in sita) ,但 后 者 代表 芒 为 限定 的 状 
Ase 不 仅 限 于 生物 体内 ,在 原 位 置 继 
SEAT YEE Be i tt Fk — FB. 
在 分 析 化 学 中 , 原 位 分 析 指 对 生物 体 、 
非 生 物体 如 湖水 .面体 表面 的 化 学 反 
应 进行 原 位 置 分 析 。 

it BME in situ concentration 
sampling 和 将 原 位 富 集 与 进 样 相 结合 。 
流动 注射 是 一 种 高 效 微 晤 进 样 技 术 ， 
与 各 种 富 集 方法 联 用 ,发 展 成 为 一 种 
高 效 友 位 窜 集 动态 进 样 技术 ,已 开发 
出 儿 种 流动 注射 在 线 柱 交 措 吸 附 、 苹 
取 , 共 沉淀 等 预定 集 进 样 方法 。 它 的 
特点 是 样品 和 试剂 用 量 小 , 窜 集 效率 


高 ,灵敏 度 高 , 检 出 限 低 , 分 析 速 度 快 。 | 


它 的 引 人 使 原子 吸收 光谱 分 析 的 进 样 


技术 进 人 了 - -个 吏 高 的 发 展 阶段 。 

原 位 杂交 in situ hybridization ”用 
标记 的 分 子 探 针 与 细胞 涂 片 或 组 织 切 
FER faik DNA 或 RNA 进行 
条 区 以 检测 靶 序 列 或 靶 分 子 存在 的 芋 
AZ RA BO TRE NR. EM 
分 子 检测 与 形态 学 观察 结合 起 来 ,为 
其 独 有 的 特点 ,是 研究 分 子 病 理学 的 
有 用 工具 和 手 能 。 

原油 分 析 cude assay f45 Fait 
的 实 沸 点 蒸馏 和 其 他 理化 性 质 项 目的 
分 析 。 遂 过 分 析 获 得 反映 其 化 学 柱 质 
的 不 油 的 元 率 组 成 , 含 故 化 合 物 、 含 氮 
hat . 售 所 化合物 和 沥青 状 牺 策 等 
数据 以 及 测试 反映 其 物理 性 质 的 原油 
FR) eS 1 Sp E EE, 
AE PLR PR AE a EB ok oh 
Bike FOR SR WE 
MEFA Th a al ct A i 

原油 评价 ”crude evaluation 是 此 
在 确定 原油 的 类 别 .特点 及 其 经 济 价 
值 ,为 加 工 方案 提供 数据 ,预见 其 产品 
性 质 的 各 种 实验 室 分 析 和 试验 的 统 
称 。 通 常 包括 原油 一 般 性 质 分 析 . 实 
BAAS FROME A 
性 质 测定 和 馆 分 族 组 起 测定 等 。 

RFH atomic emission 被 热 
能 .电能 或 其 他 能 量 激 发 的 原子 从 激 
发 态 距 迁 至 较 低 激发 态 或 基态 时 ,以 
光子 的 形式 释放 出 能 量 , 辐射 出 特征 
波长 的 谱 线 ,这 一 过 程 称 为 原子 发 射 。 

BF BH We atomic emission 
spectra #2 HAE . E RE BE AL (ih BE Et M 
发 的 原子 从 激发 态 跃 迁 至 较 低 广发 态 
或 基态 时 ,以 光子 的 形式 释放 出 能 量 ， 
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HMA HIEM KAR, FUR A 
PRERE RA NRE E 
行 排 列 形 成 的 光谱 称 为 原子 发 
GH. 

原子 光谱 atomic spectrum JA T 
外 居 电 子 在 小 同 能 级 之 间 夏 迁 产 生 的 
光谱 。 存 通常 的 情况 下 ,原子 处 于 能 
ERRARE., EAR Cab ee 
选择 性 吸收 特征 频率 的 辆 射 , 由 基态 
PARAS PE PRO. 


基态 原子 受到 热能 ,电能 , 非 弹 性 碰撞 | 


等 作用 ,吸收 能 量 而 财 迁 到 激发 态 , 激 
发 态 原 子 交 以 自发 发 射 的 形式 去 活 
化 , 回 到 能 量 较 低 的 能 级 态 或 基态 , 产 
ERA. RRS Mh 
FRC REE Si RA H AS RE 
Beas, Beas MLAS oh WEHE 
发 奉 回 到 基态 或 较 低能 级 态 , 则 产生 
原子 荧光 ,， 因 此 ,原子 光谱 包括 原子 
REOR E T AIER a T E 
光谱 。 

IAT SBA AE atomic spectros- 
copy atomic spectroanalysis; AS 简称 
ETERS. BRIER PORE 
和 强度 进行 元 素 定 性 和 定量 分 析 的 一 
种 仪器 分 析 方 法 。 包 括 原子 发 射 光 谱 
法 (4ES). 原 十 吸收 光谱 法 (AAS) Fl 
PRICE (APS). CHARA 
RERS, toe ts BR AS, A OBE, ESE 
TERE, 5725 7 BC AES, AFS), 能 同 
时 进行 多 元 素 测 定 。 广 泛 用 于 各 种 样 
品 中 元 紊 的 定性 定量 分 析 。 

原子 化 atomization 将 试 样 中 被 
测 元 素 或 其 化 合 物 转化 为 自由 原子 的 
过 程 。 原 子 化 是 整个 原子 疏 收 光谱 分 


析 中 最 关键 的 环节 。 常 用 的 原子 化 方 
法 有 :(1) 火焰 原 于 化 法 ,以 化 学 火焰 
为 热源 实现 原子 化 ,应 用 最 广 的 火焰 
是 空气 - 乙 抉 火焰 和 氧化 亚 氮 - 乙 块 火 
J; (2) A PA EAI BK 
Bi EE EEA SB PE Pe 
Spe PBEM oc HK AT te; (3) 低温 原 
子 化 法 ,利用 某 些 元 素 {Hg) 本 身 或 其 
氧化 物 在 低温 下 的 易 挥发 性 ,将 其 导 
太原 于 化 器 内 在 较 低 的 温度 下 产生 原 
子 燕 汽 的 方法 ,包括 氢化 物 发 生 法 和 
低温 汞 原子 化 法 ;(4) 非 热 原子 化 法 ， 
不 使 用 热源 的 大 子 化 方法 ,研究 最 禾 
并 已 商品 化 欧 是 通过 辉 光 放电 产生 阴 
极 减 射 实现 原 子 化 。 上 还 原子 化 方法 
各 有 特点 。 

BFE HH atomization cell 产生 
和 储存 自由 原子 的 装置 。 不 管 是 火焰 
原子 化 器 .石墨 炉 、 石 英 管 原子 化 器 ， 
还 是 阴极 溅 射 原子 化 器 ,都 既 产 生 又 
储存 自由 珠子。 原子 化 池 这 一 术语 现 
已 不 常用 ,现在 通用 的 术语 是 原 
FER 

原子 化 阶段 atomization stage 石 
MBP DAS 4 Fe a BR 
化 为 自由 原子 阶段 。 它 是 整个 原子 豚 
WEG Tee ot I REE : PRR A 
子 化 和 净化 等 操作 中 最 关键 的 环节 ， 
直接 影响 原子 化 效率 和 洞 得 的 灵敏 
E. MTER ER ERTEN 
Fy fia) , WE GI R FAE EE Pa aE 
由 实验 得 到 的 吸光 度 随 温度 或 时 间 的 
变化 曲线 来 确定 。 

ATE hi atomization cure 在 
石 黑 炉 头子 吸收 光谱 分 折 时 ,被 测 元 
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素 的 吸光 度 随 序 子 化 温度 的 变化 山 
线 。 和 由 原子 化 曲线 不 仅 可 以 确定 最 佳 
的 原子 化 诅 度 ,而 且 ,结合 物理 化 学 常 
数 可 以 研究 原 了 化 机 理 - PF 
锋 的 灰 化 和 原子 化 曲线 , 锦 开 始 损失 
和 开始 原子 化 的 温度 与 Sb, S, 的 分 解 
WEE, AR i REEI D TAEI P 
中 先 还 原生 成 Sh,5,, PFH Sb,S, 4 
PERET 


0 s00 TWO 1500 2000 2500 
IC 


六 A A 
Sb28, Sb.S, Sb 沸点 
HS 分 解 温度 


1 一 此 化 邹 线 ;2 一 原子 化 曲线 


原子 北上 时间。 atomization time 在 
厂 番 炉 升 温 程序 的 原子 化 阶段 ,使 试 
样 中 被 测 元 素 完 全 转化 为 自由 原子 所 
带 的 时 间 。 原 子 化 时 间 的 长 短 取决 于 
试 样 的 性 质 . 试 样 量 和 原子 化 温度 ,最 
佳 的 项 子 化 时 间 由 实验 得 到 的 吸光 度 
随时 间 的 变化 曲线 来 确定 。 

原子 化 温度 
ture 在 石墨 护 升 温 程序 的 原子 化 阶 
BE Pee RIE A hA 


atomization tempera- 


子 的 温度 。 原 子 化 温度 取决 于 被 测 元 ， 
素 的 性 质 。 最 佳 的 原子 化 温度 由 实验 | 


得 到 的 原子 化 曲线 确定 ,选取 原子 化 
湿度 的 原则 是 ,在 保证 获得 最 大 原子 
吸收 信号 或 能 满足 测定 紫 求 的 前 提 
下 ,使 用 低 的 原 于 化 温 度 。 过 高 的 原 
子 化 温度 会 缩短 石 黑 炉 原 于 六 器 的 使 
用 寿命 。 

原子 化 效率 efficiency of atomiza- 
Abit AGAAT. STF 
激发 态 原子 .处 于 结合 状态 的 原子 等 


lion 


| 各 种 形态 的 总 原子 数 之 比 。 原 子 化 效 


率 旦 决定 测定 灵敏 庆 和 准确 度 的 主要 
AR BATER TEHER R E AE 
PAS Er ARES, th BSE FEA DF 
率 . 原 子 化 条 件 等 多 种 因素 的 影响 。 


不 问 作 者 得 到 的 原子 化 效率 的 数据 差 
i 别 很 大 ,要 利用 文献 数据 进行 定量 比 


较 是 十 分 围 难 的 ,但 用 来 估计 不 同 元 
素 原子 化 的 相对 难 易 程 度 还 是 有 参考 
价值 的 。 对 火焰 原子 化 来 说 ,原子 化 
效率 还 随 淡 焰 高 度 而 改变 ,因此 ,原子 
化 效率 只 有 针对 特定 的 火焰 区 而 言 才 
有 意义 。 对 于 电热 原 于 化 ,直接 进 样 
于 石 黔 炉 内 ,样品 利用 效率 高 ,自由 原 
子 在 炉 内 平均 停留 时 间 比 火焰 内 长 约 
1000 入 ,因此 ,电热 原子 化 法 的 灵 考 度 
比 火 焰 高 约 3 个 数量 级. 

RFA ERM atomic force miero 
scope: AFM 利用 康子 力 著 得 显 微 图 
的 装置 就 称 为 原子 力 显微镜 。 当 针尖 
与 样品 表面 的 间距 为 零点 几 个 纳米 
时 , 样 晶 表面 和 针尖 之 间 就 存在 可 测 
其 的 原子 作用 力 , 利 用 对 每 个 点 的 原 
Fh A ft FT LS SU A 
E Ee A RR PKS 
APRS A Fl HE RMR, 
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FACT EAR i. ASL AAR. 


BHRR T. RE SRP A N 


REA BE Ae wll IEA REE fot | 


# RAK RR BE fe 
如 磁力 显 微 , 电 力 显 微 等 。 

RF Rit eH 
cence of atom MESA Aa 
自身 的 激发 能 转 称 给 男 -个 原子 ,使 


sensitized fluores- 


男 --- 个 永 子 激发 ,后 者 再 以 辐射 去 活 | 
| 庄 , 即 与 原子 的 形状 有 闫 ,所 以 原子 散 


化 方式 而 发 射 的 荧光 。 

原子 能 级 图 
atom 原子 体系 内 可 能 存在 的 能 级 的 
表示 项 。 原 子 在 不 同 的 状态 下 所 具有 
AER. AAR SRR. a 
论 , 原 子 只 能 处 于 一 系列 的 定 态 中 ,一 - 
定 的 原子 状态 与 一 定 的 能 级 相 联 系 ， 


申 , 纵 坐标 表示 能 量 标 度 ,左边 用 电子 
tA tf [ 注 ; le¥ = ( 1.602189 + 
0. 0000046) x 1077] RE, BARE 
MER. n=l 的 状态 是 基态 ,能 是 最 
EE -O;n = 相当 于 电子 完全 脱离 
ETERRA iie R. A N EA N 
电离 能 。 每 -光谱 系 的 概 限 频率 >。 
相当 于 n= o HERRE, E o =0。 
原子 体系 内 ,所 有 可 能 存在 的 能 级 , 按 
其 高 低 用 -- 系 列 的 水 平 线 表示 ,水 平 
线 之 间 的 距离 表示 能 级 差 。 各 能 级 之 
PET AY) Se BS BE Ut A h aS 
ARERR A, 
RFR atomie gas laser 
RRO PAS. EC iss A 
HARRERA PP DR RA BE 


句 。 其 中 氮 氛 激光器 是 最 常用 的 - - | 


种 ,也 是 研究 最 为 成 熟 的 激光 器 。 它 


energy level diagram of - 


HRE LEAS A 632. 8nm , 们 这 类 激 
3638 A Ai ch Dy 8 He oh, fe 
到 100mW。 

BFR RAF atomice scattering 
factor 原子 散射 X 射线 的 能 力 。 其 定 
义 为 :在 XX 射 线 的 照射 下 ,一 个 原子 在 
衍射 方向 上 散射 波 的 据 幅 与 一 个 自由 
电子 在 该 方向 上 散射 波 的 振幅 之 比 。 
其 值 的 大 小 与 核 外 电子 的 空间 分 布 有 


射 因 子 也 时 形状 因子 。 除 此 以 外 , 原 
子 散射 办 子 的 天 小 还 和 散射 方向 有 
关 , 当 散射 方向 与 人 射 方向 一 致 (散射 
角 为 零 ) 时 ,原子 散射 因子 就 等 于 其 原 
于 序数 , 即 核 外 电子 数 , 随 着 散射 角 的 


| WK BRASS ih. DR BN 
原子 能 级 常用 能 级 图 表示 。 在 能 级 图 | 


因子 有 几 种 表示 法 :一 种 是 画 出 所 
sing A 曲线 ;一 种 是 列表 表示 (Inter- 
national Fables for X-ray Crystallogra- 
phy) Vol. 正中 列 出 了 各 种 原子 在 不 同 
sing A 时 的 原子 散射 因子 值 ); 第 三 种 
是 给 出 了 与 sing/A 的 近似 函数 关系 


| 式 ,便于 在 计算 机 中 进行 运算 。 


AFR SRF DRA atomic 
probe field ion microscopy; APFIM — 
种 可 以 判断 被 观察 原子 质谱 性 质 的 场 
离子 显微镜 。 其 原理 是 在 场 离子 显 微 
镜 微 通道 板 和 荧光 屏 的 中 心 各 打 一 贺 
和 孔 , 在 场 离子 显微镜 正常 工作 ,荣光 记 
上 看 见 场 离子 图 二 后 ,转动 尖端 的 方 
位 ,使 待 研究 的 原子 离子 橡 对 淮 中 心 
FL, Rae IN rE FSR, (TF 
FE YD OE BRR EER 
SURT, BS RATS HR 
荷 质 比 。 原 子 探 针 场 离子 显微镜 可 以 
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Wi ER SB A UR Bs Je A SB 
物 的 质谱 性 质 。 在 冶金 学 中 用 于 确定 
样品 的 不 同 诛 子 结 构 和 组 成 ,还 可 以 
确定 合金 的 局 部 浓度 变化 等 等 ,是 鼻 
正 的 从 一 个 原 闻 的 角度 来 研究 表面 的 
一 种 仪器 。 它 还 可 以 通过 场 蒸发 一 居 
层 璋 离 , 得 到 三 维 结构 组 成 的 信息 。 
ATEK 


atomit absorption 


研究 太阳 光谱 时 发 现 了 钢 原 子 吸 收 现 
$ 1817 4F J. Fraunhofer EWA A HE 
谱 再 次 观察 到 了 钠 原 子 吸 收 现象 ,并 
测定 了 未 分 辩 的 D 线 ( 钠 双 线 ) 的 平均 
WE AY 0. 0005887mm, 1820 年 D. # 
Sih AOA E+ RA 
做 出 了 基本 上 正确 的 解释 ,认为 是 出 
于 太阳 针 围 大 气 圈 对 太阳 光 吸 收 的 结 
果 ,1855 年 R Bunson 和 G. R. Kirchhoff 


用 焰 色 反应 证 实 火 焰 的 颜色 是 某 一 元 i 


紊 的 特征 ,指出 太阳 连续 光谱 中 的 暗 
线 是 发 射线 通过 太阳 冷 的 外 国 大 气 圈 
时 销 原 子 吸收 辆 射 的 结果 ,并 将 这 一 
正确 的 认识 应 用 于 实践 ,发 现 了 新 元 
X Ce 和 Rb, 1905 Œ, R. W. Wood 通 
TEAR BSE Hie AA BE e fd BA 


TPR BO. AR aT aj 


Bask PAE Ye ee A TE PEt h 
于 素 光 东 中 断 所 形成 的 阴影 。1939 年 
T. T. Woodson 第 一 次 将 此 方法 应 用 于 
ERA WT TERA. 1955 
ECAR SR BLK BG (A. Walsh) 、 
荷兰 学 者 CT.) Akemade 和 
J. MW. Milatz 分 别 独立 地 发 表 了 原子 


原子 ， 
WB eA St AB Et Hy MEAS RETR RBARBRAE : 
到 较 高 能 态 同时 伴随 原子 吸收 光谱 产 
生 的 过 程 。1802 4E, W. H. Wollaston 在 | 


吸收 光谱 分 析 方 法 的 论文 ,开创 了 火 
WEIR PU CIA. 1959 年 前 苏联 学 
者 里 沃 夫 (CB. V. Lvov) FET ABP 
电热 原子 吸收 光谱 法 化 法 。 为 表意 原 
PRUE a ir BE A BO PA 
BP TT Rt oT POA BR 
天 对 发 展 原子 吸收 光谱 所 做 出 的 杰 击 
贡献 ,在 1991 年 和 1997 年 挪威 卑 尔 要 
利 澳大利亚 墨尔本 召 计 的 第 27 届 和 
第 30 属国 际 光 谱 学 大 会 (CS17 上 分 别 
授 耶 他们 第 一 届 和 第 一 届 CSIs, E 
子 吸 收 光 谱 法 是 药 定 痕 量 和 和 超 痕 量 元 
素 的 有 效 方法 ,获得 了 广泛 的 应 用 。 
尤其 是 石墨 炉 原 子 吸收 光谱 法 ,与 质 
谱 法 和 中 子 活化 法 一 起 被 公认 为 测定 
超 痕 量 元 素 的 三 种 主要 方法 之 一 。 

A FRH a EHA 
absorption spectrophotometry YAT 
RRR. AT RMR HRI 
子 对 特征 辐射 的 吸收 程度 进行 定量 分 
析 的 一 种 现代 仪器 分 析 方 法 。1955 年 
瓦尔 西 { 上 Walsh) 提出 了 原子 吸收 光 
谱 法 ,从 理论 上 证 明峰 值 吸收 系数 与 
原子 浓度 之 间 存 在 线性 关系 ,可 用 峰 
值 吸收 系数 代替 积分 吸收 系数 进行 原 
子 咀 收 光谱 分 析 , 并 提出 用 锐 线 光 海 
空心 阴极 灯 来 测量 峰值 吸收 系数 ,对 
原子 吸收 光谱 法 的 理论 .仪器 和 应 用 
方面 都 做 出 了 重大 的 贡献 ,被 公认 为 
原子 豚 收 光谱 法 的 竟 基 人 人。 为 表彰 下 
尔 西 对 发 展 原子 吸收 光谱 所 做 出 的 赤 
出 次 献 ,1991 年 在 挪威 蛙 尔 根 召 开 的 
第 27 Ree RS (CS) LBP 
他 第 - 届 CSI az, RFR OE TE 
使 用 的 原子 化 方法 不 同 , 43 kR 


atomic 
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FROG (FAAS) ASP RP 
收 光谱 法 (CCGFAAS) 与 低温 原子 吸收 光 
谱 法 。 原 子 吸收 光谱 法 的 优点 :(1) 检 


IHE, FAAS 可 达 10 © ~ tO? g/ml, | 
| 1970 年 在 北京 科学 仪器 厂 面 世 。 它 由 
性 好 ,原子 吸收 信号 检测 是 专 一 性 的 ， | 
《3) 精 密度 高 ,FAAS RITI ESPA | 


GFAAS HW ik 107" ~ 107 g; (2) RFE 


之 几 ,GFAAS “AEH 3% ~ 5% 5 (4) 
分 析 速 度 快 ; (5) 用 样 量 少 ;(6) 应 用 范 
围 广 , 直 接 原 子 吸收 光谱 法 可 以 测定 
周期 表 中 的 大 多 数 金 属 和 谁 金属 元 
紊 ,间接 原子 吸收 法 9 以 测定 非 金属 、 
高 温 难 熔 元 素 和 有 和 化 合 物 , 以 及 分 
析 元 素 的 加 位 素 。 缺 点 是 校正 曲线 的 
线性 范围 窄 ,日 前 尚 难于 对 杀 元 率 进 
行 同时 测定 

PR OF BR SE HE Ett 
absorption spectrophotometer XERA T 
BCL. PAP aS 
分 析 的 仪器 。 它 是 一 种 信息 转换 装置 
与 通讯 装置 ,将 储存 于 被 分 析 物 内 的 
有 关 其 物理 和 化 学 特征 的 信息 转换 为 


atomic 


WT AWE Ae A. Eat ; 
器 是 一 种 转换 器 ,最 常用 的 是 光电 傍 


为 双 光 东 利 单 光 东 仪器 ,前 者 光路 结 
HRERS., TER, ARRA 
AART R A yi e A E 8 OR 
AARIA ER E, FERE 
基 波 动 引 起 的 仪器 基线 漂移 。 后 者 消 
除了 光源 波动 的 影响 ,提高 了 仪器 的 
Bett (SEAR RKP. 目前 市 
HEREA ah (RR SE CRX 
#8. 20 tE 50 年 代 末 ~ 60 年 代 初 , 英 
国 Hilger-Watt 公司 与 美国 Perkin-El- 


商品 佼 器 ,1970 年 Perkin-Elmer 公司 生 
PT RAL SG HGA-70 型 石墨 炉 原 
TERCER. RES AFHR 
K TEREE A F 


光源 .原子 化 器 .分 光 系 统 . 辐 射 检测 
器 fa Sab Ee SS RAR 
分 与 必要 的 附属 装置 组 成 。 仪 器 所 用 
的 光 海 分 为 两 类 ,一 类 是 锐 线 光源 , 主 
要 是 空心 阴极 灯 和 无 极 放 电灯 ,为 仅 
器 光学 系统 提供 一 个 输出 稳定 ,发 射 
强度 大 的 特定 波长 的 锐 线 光谱 ,用 于 
产生 原子 吸收 分 析 信 号 ; 另 一 类 是 连 
RAR. EREMI MATRES. 
AFER Pe RRL AA 
内 原子 ,有 火焰 原子 化 器 (常用 的 是 法 
RERET ARROB AT 
比 器 (常用 的 是 马 斯 蜡 型 高 温 炉 ) 。 分 
ERAAN EER. EATI 
(JERR) E AT SB E, EEE 
FRE CIA S| A ea 
析 线 引 人 检 测 器 ,有 三 种 型 式 : Littrow 
型 Ebert 型 和 Czemy-Turner 型 。 检 测 


HS RC RA Se TK 
换 器 如 光 二 极 管 阵列 (PDA) 和 电荷 偶 
合 检测 器 {CCD) mR BG aS eR 
为 电信 和 号。 信和 号 的 处 理 包 括 信 号 转换 
(DC 和 AC 信号 的 相互 转换 ,相位 改 
变 , 电 流 搞 号 转 为 电压 信和 号、 模拟 信号 
转 为 数字 信和 号 ) ,信号 放 太 ,数学 计算 
{积分 ,微分 .对 数 转 换 ) , 信 品 比 增强 


| 《数据 平滑 、 滤 波 ) 和 信号 显示 等 。 在 
mer 公司 分 别 推 出 了 世界 上 最 早 的 火 


原子 吸收 光谱 仪器 中 ,通常 使 用 光源 


烙 原 子 吸收 光 详 分 析 测 量 装置 与 专用 | 调制 技术 ， 将 光源 调制 成 方 波 脉冲 信 


号 ,以 与 来 自 样品 和 火焰 的 任何 直流 
发 射 信和 号 分 开 , 何 时 采用 高 的 阔 制 频 


率 /(400 ~ 500Hz) ， 降 低 随 -而 变化 
的 噪声 ， 使 


号 和 转 为 能 被 人 们 理解 的 信息 。 常 出 读 
出 装置 是 CRT 和 记录 仪 ， 显 示 和 打印 
琢 收 贬 形 、 吸 光度 值 和 浓度 直 读 。 主 
BAY A Be ENARE. Minit 
at LFA REER. #8 
SU A EY UR EN Re 
MTRK W atomic: absorption 
spectrum 处 于 基态 和 低 激 发 态 的 原 
衬 暧 收 辑 射 后 ， 和 将 跃迁 到 高 汝 发 态 ， 
形成 按 波 长 排列 的 暗 线 或 暗 带 组 成 的 
光谱 。 每 一 种 元 素 有 其 自身 的 特征 光 
W. Hof: 1802 年 , fh BAO w 
(W, H. Wollaston) 发 现 了 太阳 光谱 中 
的 黑钱 197 RF EB 
(J. Fraunhofer) 在 黑 量 内 将 一 块 火石 
玻璃 棱镜 放置 在 经 纬 仪 前 ， 让 本 阳光 
通过 小 幼 投 射 到 棱镜 上 ， 用 经 纬 仪 上 
的 望远镜 观察 光谱 时 看 到 了 很 儿 条 黑 


度 涉 等 的 黑 线 密集 在 光谱 .|-， 再 次 观 : 


察 到 了 太阳 兴 谱 中 的 黑 线 ， 并 用 字母 
卫 所 以 标记 。 当 用 光照 明和 狭 儿 时， 未 
能 观察 到 这 些 黑 线 ， 只 看 到 一 些 位 置 
与 本 阳光 谱 中 D 黑 线 相同 的 亮 线 。 他 
测定 未 分 辨 的 了 线 的 平均 波长 为 
0.0005887mm, 与 现在 的 精确 值 
0, 0005892mm 非常 相近 . 
ATRE atomic absorption 
spectrometer XER TIERE 


7 M ie Ye E EA ， 
BUH CASS ARERR. rE. 
信号 读 出 装 崩 足 -- 种 转 挽 器 ， 将 电信 | 


iHe 进行 原子 吸收 光谱 分 析 的 仪器 ， 
参见 原子 吸收 分 光 光 度 计 条 

原子 吸收 联 用 技术 combined tech- 
nique of atomic absorption 以 适当 的 
EO ARE, HE FRO SHR 
PRA (THE BARRA, Miah 
放射 技术 、 和 氢化 物 发 生 技 术 ) 联合 
并 有 刷 合 了 各 自 优 点 的 综合 分 析 技 术 。 
原子 吸收 光谱 与 色谱 联 用 ,综合 了 色 
谱 高 分 离 效 率 和 原子 吸收 光谱 检测 的 
TRARRE., FARES. CEAT 
ARER, WAER, BBS A 


” 焙 原 子 吸 收 光谱 或 石墨 炉 诛 子 吸收 光 


谱 各 种 联 用 装置 .成 为 环境 和 生物 样 
品 中 铅 、 砷 、 硒 、 锡 等 痕 量 元 素 的 化 
学 形态 分 析 的 有 效 手 段 。 WP RRE 
谱 与 流动 注射 联 用 ， 实 现在 线 、 连 续 
HE, PETRE., RT SR 
和 分析 速度 ， 并 很 好 地 克服 了 高 含 盐 
量 和 高 黏度 试 滚 进 样 的 困难 、 通 过 在 
RAR, 大 大 地 提高 了 测定 灵敏 度 和 
降低 了 检 出 了 眼 。 康 子 吸收 光谱 与 氧化 
物 发 生 法 联 用 ， EA THERE, E 
过 氨 化 物 发 生 使 被 测定 元 素 与 基体 分 
离 并 得 到 富 集 ， 从 而 能 获得 商 的 灵敏 
RAH OR. RAR TR 
收 光谱 分 析 今 后 一 个 重要 的 发 
展 方 向 。 

ATEK atomic absorption 
line profile 原子 所 吸收 的 光谱 线 强 
E I E > 或 波长 4 分 布 的 形状 。 
FAG) RICA) PA RT Re 
线 轮廓 。 在 理论 二 ,一 般 才 假设 原子 
ERRARE, MEARI ER] 
辐射 是 单 色 的 。 实 际 上 ， 处 于 激发 态 


Sif 
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的 原子 都 有 -- 定 的 寿命 ， 又 受到 多 普 ` 


勒 效应 、 党 伦 兹 效应 和 电磁 效应 等 影 
响 ， 实 际 观察 到 的 原子 吸收 谱 线 都 具 
有 一 定 的 宽度 其 全 发 生 位 移 。 

I OF OAR de SE eh RE intensity of 
absorption line 单位 时 间 内 单位 吸收 
体积 中 竺 分析 原子 吸收 辐射 的 总 能 
E. 在 原子 吸收 汉 谱 分 析 中 ， 仅 裕 及 
基态 原子 对 人 射 辆 射 的 吸收 。 吸 收 辐 
射 的 总 能 基地 等 于 单位 时 间 内 基态 
ETERA, OR ADP AE Se 
迁 的 基态 原子 数 dwe ， 乘 以 光子 的 能 
Bay, Bi S AW WS wm ue 
关系 式 

i, =d\, fp = Bop, Nahe 

AP, M 是 单位 体积 内 的 基态 原子 
数 ，B 是 受 激 吸收 系数 ; p, BAR 
辐射 密度 : A ERNER: r ER 
收 光 子 的 频率 : TA A AA R 
妨 原 子 化 器 的 原子 化 谎 度 高 约 3000K 
的 条 件 下 ， 处 于 激发 态 的 原子 数 Wi 
与 基态 原子 数 加 相 比 可 以 忽略 不 计 。 
除了 强烈 电离 的 碱 金 属 和 碱土 金属 元 
Reo, SEAL RA AT 
No HAS TAS ON, Hit., M 
子 吸收 线 强度 可 以 写 为 

i, = By p, “hv 

原子 荧光 atomic fluorescence É 
由 原子 吸收 了 特征 波长 辐射 之 后 被 激 
发 到 高 能 态 ， 再 以 辐射 方式 去 活化 时 
发 射 的 辐射 。 原 子 荣光 发 射 是 各 向 同 
性 的 ， 属 冷 激发 发 光 。 当 激发 光源 停 
LARR ZI., RIE g) ai Ri 
止 。 按 其 激发 和 发 射 的 机 理 ， 可 以 分 
为 三 类 : (1) 共振 原子 荧光 ， 其 波 


长 与 激发 辐射 波长 相间 ; (2) 非 共 


| 振 原 子 荧光 ， 共 波长 与 激发 辐射 的 波 


KAR, GF ERKAK. BAK 


| RRE MERR, BONKE 


光 、 反 斯 托 克 斯 荧光 .后 者 的 特点 是 
其 发 射 波 长 比 数 发 波长 短 ; (3) % 
化 原子 荧光 ， 是 受 激 原 子 将 激发 能 转 
移 给 男 一 原子 使 其 激发 ， 后 者 再 以 连 


| 获 方 式 去 活化 发 射 菊 光 。 应 用 最 广 的 
AAA TIO. APRIL AHH 


激发 原子 再 以 辐射 方式 去 活化 时 发 射 
的 辐射 ， 它 和 原 于 荧光 的 区 别 在 于 ， 
当 激 发 光源 停止 辐 照 试 样 之 后 ， 嫌 光 
发 射 还 要 延续 一 段 时 间 。 各 种 原子 荧 
光 的 产生 过 程 如 下 图 所 示 。 


原子 荧光 产生 的 过 程 
(a) 共 据 荧光 
4 一 起 源 于 基态 ; 8 一 热 助 共振 荧光 
(b) BREE 
4 一 起 源 于 基态 ， B 一 起 源 于 亚 稳 态 
tc) BERERE E 
A—iE METRE SEH, B— MRR RRE 
Cd) 反 斯 托 克 斯 荧光 
A-ERT EES: BERTHA 
BF RRM 


atomic fluores- 
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cence mercury-measured spectrometer 
FFARR FRESE a Re A EHR 
ge. EHARA FASE DFA) in SnCl， 
BR SP Bee a RAR 
BR. ARORA ARARAT 
eae). GR RR AE TE 
RFR AGI ERE AOR, SHS 
RREK apo A. BE RA 
检 出 限 可 达 pg m 数量 级 。 


effect of atomic: Auorescence 


发 能 转变 为 热能 、 化 学 能 等 ， 导 致 原 
子 荧光 重子 效率 降低 ， 荧 光 强 度 减 
3h, ik FRR OH OOO Ne 
RB o 

pF SHS atomie fluores- 
cence spectrometry; AFS 一 种 通过 
测量 元 素 原 子 藻 气 在 辐射 能 激发 下 所 
发 射 的 原 了 于 荧光 强度 进行 元 素 定 量 分 
析 的 位 器 分 析 方 法 。1964 年 由 温 福 
德 纳 (J.D. Winefordner) 和 维 克 斯 
(T. J. Vickers) 等 首先 提出 。 用 作 激 
发 光 漠 的 有 空心 阴极 灯 和 激光 光源 。 
用 作 康子 化 器 的 有 火焰 、 石 量 炉 和 电 
感 硬 合 等 离子 体 .， 原 子 邯 光 光 谱 与 原 
子 吸 收 光 详 分 析 仪 器 基本 相同 ,差别 
在 于 康子 荧光 光谱 分 析 信 的 检测 器 与 
MRR Ae bh, RA 
角 配 置 ， 以 避免 各 发 光源 对 检 浏 原子 
荧光 信和 号 的 影响 。 原 子 荧光 光谱 分 析 
仪 分 色散 型 和 非 色散 型 两 类 。 非 色散 
珊 仪 器 设 间 色散 元 件 , 辐 照 立体 前 


| SERA. 在 -- 定 实验 条 件 下 和 -- 定 


会 量 范 围 内 ， 荣 光 强 度 与 被 测 元 素 含 
BEREE. MTA EREA E 
榨 出 限 构 ， 工 作曲 线 动态 范围 宽 ， 可 
Hehi Se oe Be Se. 

RF REAM exact determi- 
nation of atomic mass 同位素 的 精确 
淹 子 量 值 在 原子 物理 核 物理 中 有 和 恒 要 


| 意义 。 采 用 质谱 法 测定 原子 的 精确 质 
AFR EE RAF quenching | 
激发 态 | 
原子 以 非 辑 射 万 式 去 活化 ， 例 如 将 激 | 


量 是 原子 质量 测定 的 -… 个 重要 方法 。 
测量 精度 可 达到 小 数 点 后 6 ~8 位 数 。 

M— SWB ES circular di- 
chroism electrochemistry 研究 在 电化 
SHEP PAR CREF) 变 
化 与 电化 学 行为 之 向 关系 的 专门 方 
Be 预计 在 生命 科学 研究 中 将 会 发 挥 


| 作用 。 


Bl — tE circular dichroism fal 
RCD. BMRA AA A Rt 
吸收 率 不 同 的 性 质 。 圆 二 色 人 性 以 对 左 
BA f B te te PR RS Be 
Ae = 8 -ER REE. È 和 ER A} Bil 
BHEIZ AA Be ER 
HAR: 或 者 用 椭 贺 率 来 表示 。 人 射 
的 平面 偏振 光 通过 介质 ， 由 于 左 园 和 
右 圆 候 振 光 被 吸收 的 程度 不 同 而 变 为 
椭 贺 偏振 光 。 对 于 通过 流 度 为 
c(e/100mb), KEX iC dm) HAA AS 
Fmt, 在 某 指 定 波长 & MA 
度 了 时 ， 其 椭圆 率 近似 地 为 

[0]; =0. 576le( e,- ey) 

加 二 色 性 取决 于 生 色 基 周 围 电荷 分 布 

的 不 对 称 性 。 用 圆 一 色 计 可 以 测绘 椭 


大 ; 光谱 通 带宽 ， 集 光 本 领 大 ， 荧 光 | 圆 率 8 对 波长 的 关系 图 称 为 图 二 


信号 强度 天， 仪器 结构 简单 ， 但 散射 


色 性 曲线 或 图 二 色谱 ,化合 物 中 有 了 几 
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个 生 色 天时 就 会 出 现 几 个 相应 的 极 | 的 两 个 分 量 E, WE, BA E, =F,- 
太 。 应 用 同一 色 性 曲线 可 以 研究 物质 | 上， 因为 光波 是 纵波 ， 所 以 在 其 传播 
的 结构 、 构 型 和 和 构象， 尤其 是 它 能 提 | FAE =0。 所 以 ， 贺 偏振 光 就 是 
供 一 些 有 关 有 机 和 生物 体系 以 及 金属 | =E =E, E, =0 MARDEL 
有 册 配 位 化 合 物 的 有 用 信息 ”加 偏振 射频 场 电 子 - 核 双 共振 ci 
B= ft cireular dichroism cularly polarized RF-electron-nuclear 
ERA RAD, o WA ewak ， double resonance; CP-ENDOR 在 常 
收 的 程度 很 不 相 问 ， 这 种 现象 称 为 二 | 规 ENDOR 中 ， 作 为 引起 NMR Rif 
向 色 性 。 例 如 ， 电 气 石 晶体 对 o 光 有 | 的 射频 场 使 用 的 是 线 偏 振 磁场 ， 所 观 
强烈 吸收 ， 而 对 e 光 的 吸收 则 很 少 。 | 测 的 是 两 个 电子 能 级 间 的 NMR BK 
某 些 光 学 材料 ， 对 左 、 右 旋 的 圆 偏振 | 迁 。 如 果 体 系 内 存在 多 种 磁性 核 ， 经 
光 的 吸收 率 不 间 ， 这 种 现象 称 为 圆 二 | 常 在 很 窑 的 频率 范围 内 集中 了 大 部 分 
向 色 性 。 圆 二 向 色 性 是 由 于 光学 材料 | 的 ENDOR BRIE, ERRIREN R 
(或 光学 活性 物质 ) 分 子 中 的 不 对 称 | 的 力 难 。 此 时 ， 为 了 减少 获 迁 数 的 密 
生 色 国 与 左 、 右 旋回 偏振 光 的 不 同 作 ; E CLAIR DAT. RENK 
用 《〈 光 与 分 子 间 能 量 的 交换 不 同 ) | 迁 选 律 对 奢 迁 进行 分 离 和 归属 的 方法 
而 引起 的 。 根 据 加 二 向 色 性 制 成 的 加 ， 就 称 为 加 偏振 射频 场 电子 - 倍 双 共振 。 
fs Se ay 广泛 地 应 用 于 有 家 化 STARR Roh ie Ste 
学 、 生物 化学、 药物 等 研究 和 分 析 场 . 会 分 别 得 到 厅 同 的 CP-ENDOR 
工作 中 。 谱 。 与 常规 ENDOR 谱 比 较 ， 根据 峰 
固 偏振 光 circular polarization pp | 的 产生 与 消失 、 峰 强度 的 变化 、 峰 位 
自然 光 。 如 下 图 所 示 ， 贺 偏振 光 沿 y | SEES, AARAA EN 
轴 方 向 人 射 照射 样品 ， 加 偏振 光 的 电 | DON 殿 江 及 其 相应 的 破 量 子 数 me 进 


行 指认 。 
yt 
ERETT LL oe th a Ee FAP MEAY cylindrical model 7E% 


”了 胶 色谱 (空间 排 阻 色谱 ) 中 ,将 国 

定 相 上 筷 政 假想 成 图 简 状 孔 来 讨论 淤 
质 分 子 保留 机 理 的 理论 模型 。 它 认为 
溶质 分 子 能 利用 的 孔 体 积 是 扣除 从 孔 
BE BATS EA OK 
| 下 的 室 间 ， 即 分 子 半径 大 于 孔 隐 半径 
BERIA, BERRA 
最 先 流出 色谱 柱 。 显 然 ， 体 积 越 小 的 
分 子 ， 能 利用 的 孔 体积 越 大 ， 在 固定 
相 中 的 保留 时 间 也 就 越 长 。 
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Me eis circular chromatogra- 
phy 以 淹 形 状 物 质 为 国定 相 ， 在 共 
中 心 或 中 心 附 近 的 同心 国 上 负载 样 
ees MEE Po BLES RFP EE 
vine LEA Via] a> E EP AR ed FE ELE FT a 
FE. ERA MOPAR AB. 

iE circular paper chro- 
matography 三 指 以 圆 形 色谱 纸 【 滤 
纸 } 为 国定 相 的 纸 色 谱 法 。 在 纸 上 


划 出 车 干 等 份 ， 样 品 点 在 每 一 份 内 靠 | 


近 癌 心 的 位 置 ， 展 开 剂 放 在 有 盖 可 密 
PARE Me, ACP Bee AY F. 
BE, 纸 中 心 穿 一 小 孔 总 土 纸 芒 【 或 
Mit) 连通 纸 与 展开 剂 ， 以 便 使 展 
开 剂 通过 纸 芯 渗透 到 纸 上 进 行 展开 ， 
展开 后 的 斑点 为 弧 形 ， 这 种 方法 比 一 
般 纸 色谱 法 速度 快 ， 分 离 效 果 好 ， 人 得 
接近 之 剂 前 缘 的 一 些 组 分 点 由 于 骤 形 
BOK, Bi RBA. 
DHERBWRE EHR ultra mi- 
ero FLC on a cylindrical support T 
增加 TLC A RE, TRAR 
CREM Ae, SPE 
RAE. HE OR BE irl BR aE eh BS ae E 
上 ， 可 以 消除 这 一 效应 。 如 同时 利用 
荧光 方法 检测 ， 用 照相 方法 定量 ， 可 
检测 皮 克 pg) 级 的 物质 。 
BAB conical model TERR 
Git (SR AA) 中 ， 将 国定 
相 上 和 孔隙 假想 成 略 锥 状 孔 来 讨论 溶质 


分 子 保留 机 理 的 理论 模型 。 它 认为 团 
定 相 表 面 的 孔隙 越 往 里 孔径 越 小 ， 比 
图 锥 人 口 处 直径 还 大 的 洲 质 分 子 不 能 
进入 和 孔 中 ， 快速 流出 色谱 性 。 在 那些 
可 以 进入 孔 中 的 分 子 中 ,体积 越 小 的 
OT BK ET PEA, CER 
定 相 中 的 保留 时 间 越 长 。 

圆锥 办 分 法 coning-quartenng 
method “采集 分 析 物 料 中 的 一 种 缩 分 
HENTE. BRR. 

RAR opost-source decay; PSD 
质谱 分 析 中 ， 样 品 被 电离 后 ， 从 离子 
源 的 加 速 区 域 被 引出 ， 由 于 离子 自身 
其 有 的 过 剩 内 部 能 量 或 者 与 残留 气体 
ZAR, RAR TRS, 8 
达 检 测 器 之 前 的 期 间 发 生 裂 解 ， 生 成 
RHA, KARR. CARE 
和 涉 聚 焦 质 谱 仪 中 ， 源 后 裂解 生成 的 
离子 器 亚 稳 离子 。 昌 前 所 称 的 源 后 列 
解 一 般 特 指 在 基质 辅助 激光 解 豚 电 
离 -飞行 时 间 质 溢 中 发 生 的 现象 。 

WARNAE in-source fragmentation; 
in-source decay 在 离 了 化 同时 或 随 
后 在 电离 室内 ( 源 内 } 发 生 裂 解 ， 
产生 碎片 离子 ， 称 之 为 源 内 裂解 。 有 
时 亦 被 称 为 瞬时 裂解 (prompt frag- 
mentation } < 

BRA RRA heteronuele- 
ar correlation spectroscopy via long range 
coupling; COLOC ” 歌 冲 序 独 如 下 


"HE 90°(y) -Z -180° (0) -A + -90° (A) -A -全 去 多 


sc - m 180° ( ba) 
Ay ATRE DHERBS I 


90° (és } EE FID e) 
作用 (A BAY = some, 一 般 
2 yen 
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WJ =10Hz2, 2&2), Bie Pe 
两 个 180° Bk Sp SC BL ee RS 
F SRE RE. COLOC 实验 可 获得 
包括 季 碳 在 内 的 .- 键 以 上 的 远程 4 一 
HRGB. 这 种 耦合 以 垮 越 氢 A 
BRA a AY BB RS a 
以 上 的 氢 相 关联 【如 一 CO 一 DCH 中 
的 H 与 酯 基 碳 的 相关 或 出 N 一 C 基 的 
C—H 相关 等 )， 从 而 建立 C 一 X 一 C 
及 C—X—H 间 的 关联 ， 确 定 小 的 分 
子 片 断 。 其 谱 图 形式 类 似 于 C 一 H 
COSY i, fF, 域 为 8 ('H), Fy BS 


(3C) ,无 对 角 峰 ,交叉 峰 会 出 现 较 | 


RAI Je HELE te Op Fe BE eB iE 
程 相 关 峰 ,， 它 常常 需要 与 C 一 H CO- 
SY 谱 相 对 照 ， 以 穗 扣除 "Je 交叉 峰 ， 
Riese. TRE FARA A 
子 的 取代 基 的 位 置 十 分 有 用 。 与 二 维 
天 然 丰 度 双 量子 转移 实验 相 比 ， 它 样 
maa. Fatal, RAFE, B+ 
分 重要 的 常规 的 2D-NMR 实验 技 
术 之 一 。 

BEARRA long-range spin-spin 
coupling XK EA MA.'H- 
NMR 谱 中 相隔 4 个 或 4 个 以 上 的 键 
HAR AAA, SARS J 
0， 则 称 为 远程 自 旋 耦合 。 通 党 通过 
o 键 电 子 传递 时 "7 值 在 0 ~3Hz， 不 
BAM, Sw BPRS AR 
K. HHAH 4~5 RAM W JE 
等 折线 型 时 "J 值 较 大 。 

5 $0 9h 5) RH far infrared beam- 
还 红外 分 东 器 分 为 聚 酯 腊 
(Mylar film) 4¢ BE. LIK (solid 
substrate 8 grid) SRE Al A t 


splitter 


(metal mesh) 分 东 器 。 聚 酯 薄膜 分 
东 器 在 远 红 外 区 产生 干涉 条 统 ， 使 得 
最 低 点 的 红外 辐射 透 过 狠 少 ， 造 成 最 
低 点 附近 区 间 的 光谱 无 法 测定 。 干涉 
条 纹 的 宽度 和 出 现 的 位 置 与 聚 酝 薄 膜 
Hae, SRE, TRE 
AERE., ER CEL bp RR E 
S&T SRERAAR ES RR, X 
用 一 块 分 束 器 就 可 以 测量 650 ~ 
200m ~' GAT Hh IE EK. BT AR Sp 
能 透 过 远 红 外 能 基 高 于 传统 的 Mylar 
Wis} ae, WIRT Mylar 膜 分 束 器 的 
鼓膜 效应 和 频繁 更 换 分 束 骨 的 麻烦 。 
金属 绎 网 分 束 器 是 改进 了 的 Mylar 膜 
妇 东 器 ,将 比 5.25pm 更 薄 的 Mylar 
RAEES Re, Ae 650 ~ 
30cm "TE. FAA A 
挡住 了 一 部 分 远 红 外 辐射 ， 使 得 远 红 
Shae OK, AOE Rei BE 
MAA RF 6. 26m Mylar RGE 
的 一 半 。 

远 红 外 光谱 学 far infrared spec- 
troscopy ”研究 红外 光谱 在 长 波 区 
(25 ~1000pm 或 400 ~10em ”的 红 
外 辐射 与 分 子 的 相互 作用 的 行为 。 此 
光 区 内 的 吸收 说 带 大 致 分 为 三 类 ， 第 
一 类 是 分 于 内 部 的 振动 ， 常 涉及 重 原 
子 之 间 的 伸缩 振动 和 弯 井 振动 ， 气 体 
和 液体 分 子 的 握 转 振动 及 环 状 分 子 的 
PPE ina, 第 二 类 是 分 子 间 的 振 
动 。 包 括 分 子 间 的 相互 作用 ， 如 揽 键 
振动 和 晶 烙 振动 等 ; 第 三 类 是 气体 分 
FRA. CAPRA, ALS 
Mikaw (Wiese), AB E 
附 现 象 等 的 研究 。 册 于 对 各 类 物质 的 
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LLIN TRE, ELSI | 提高 ， 一 般 比 DTIGS 远 红外 检测 器 提 
说 的 解释 和 谱 带 的 指认 要 比 中 红外 困 | SRR 0 ~ 100 倍 。 


难 的 多 。 

远 红 外 光源 far infrared source 
在 远 红 外 区 -一 般 末 用 两 类 光源 -类 
是 适用 于 远 红外 高 频 波段 测量 的 中 红 
外 区 光源 ; HoE A IR kT 
源 ， 中 红外 区 的 光源 适用 十 远 红 让 区 
的 650 ~ 200cm "波段 。 在 此 区 间 ， 
光源 的 红外 辐射 强度 还 比较 高 。 以 夸 
REWA Bl, SOU A AE ETE 
600cm 4k45 x 1077, fi} 2000m~' 4t 
EAL, {H 200em LF, F 
降 很 快 。 在 50cem 处 已 降 到 5 x 
10“”。 高 能 其 高 压 录 弧 灯 光源 发 射 的 
远 红 外 辐射 能 入 盖 整 个 远 红外 区 。 这 
种 光源 发 射 的 低频 红外 辐射 能 量 比 中 
红外 光源 发 射 的 低频 红外 辐射 能 量 要 
w, EREE 100cm ' LF, BER 
驱 灯 光源 除了 发 射 所 涡 的 远 红外 辐射 
Sh, EA R ARR AY Eh IG A a 
36. WRN HASH RZ 
HGH. CARPE RSME AT Ay REX 
BYTE. 

GEST SG ERR far infrared detector 
远 红 外 区 通常 使 用 带 聚 乙烯 窗 曲 的 
PTGS 检测 器 和 液 氨 冷却 的 电阻 式 量 
t H BY it { He-cooled bolometer }。 
DIGS 检 调 器 在 远 红外 区 的 灵敏 度 较 
E, RAE TK, AER 
BEA RIN SR ER E. 
液 氮 冷 却 的 电阻 式 量 热 辐射 计 有 极 高 
的 灵敏 度 ， 它 使 用 液 氨 冷 却 ， AMA 
下 金属 接收 面 中 的 电子 热 运动 吕 声 显 
SP RE, Fae RAE AERA 


远 红 外 区 far infrared region =p 
£7 Sb DR BTS ZE ET op A RE IB 


| 电磁波 区 ， 波 数 范围 650 - 100m"! 


(15 ~ 1000pm)}。 分 子 在 远 红外 光谱 
区 的 振动 模式 基本 上 有 -种 ， {1) 
BT PERTAMA, RRA AH 
振动 : (2) 配 位 化 合 牺 和 金属 有 机 
化 人 台 牺 中 金属 原子 的 振动 ; (3) 分 
TERREA RHH., EAST 
a. 吸附 及 分 子 的 转动 。 TEET SP 
区 ， 由 于 其 振动 模式 比较 复杂 ， 给 谱 
图 解析 带 来 一 定 的 困难 。 这 是 因为 远 
红外 光谱 区 研究 起 步 较 晓 ， 且 前 仍 是 
个 待 开 发 的 领域 ， 这 与 它 的 能 量 太 
低 ， 调 量 条 件 又 十 分 严格 有 关 ， 特 别 
FERRE AE oh GALEA T 
个 远 红 外 区 。 

SER conventional true value 
对 于 给 定 的 目的 而 言 ， 被 认为 充分 接 
近 真 值 ， 可 以 代替 真 值 的 量 值 。 在 实 
际 测量 中 ， 通 常 利 用 被 测量 的 实际 
值 、 己 歼 正 过 的 算术 平均 值 、 计 量 标 
准 器 所 复 现 的 基 值 以 及 国际 会 议 、 标 
HE (A ae SB EAA LE 
ERM. 

约 化 耦合 常数 reduced coupling 
constant MAMI SARAH 
旋 比 y MRR. AT ERTA 
RAS BRN AD, EHHA 
合 常 数 Kai Kay = = 


Rikaia Tew. SRE. A 
FA KaHR A TAAR 
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Beek. Ou: 结构 相同 的 分 子 
CH, 一 OH 5 CIL—OD, EA? Ju = 
5Hz, 可 推油 J 的 大 小 。 因 为 J = 


Kas¥uku a Kyuyn ge 
a Ji = Pa 所 以 有 
3 

ET _ Yr - 6.51, @ 出 
Fi Yr 

Jay =O. 77Hz, 


BRIE SL transition probability 
fe DP FE Ye fie et E Pe EY BE 
迁 次 数 。 

S)5 AA shim coils NMR 对 外 
加 磁场 的 均匀 度 要 求 极 高 ,人 制作 的 
磁场 不 可 能 理想 地 均匀 ,必须 用 名 场 
线圈 产生 微 声 磁 场 梯度 来 抵消 。 嫉 场 
z 方向 的 分 布 可 用 ~- 组 有 具有 包 阶 梯度 
SHA IR. ABRIITBR AN 


Beit T BE Li Hea BE | 


SI a a AS 
mh. MPA eH eA 
WS RLY. HEF SER 
$, TE BY fE ee oy Hy 5) BF iA 107’ ~ 
1 一, 成 为 超 导 磁 体 的 基础 均 习 度 。 
AA SB, NRE E. 
Si PCE. A BSCS ASHE E, 
经 此 补偿 磁场 的 均 当 座 可 达到 10 
RER. WERE Fy Se  , i 
CRAP HE S Re Se RNIB y 轴 , 旋转 样 
am A BEY ES y 方向 的 磁场 不 均匀 
性 ,应 特别 仔细 调节 y 方向 的 梯度 场 。 
EATE paR A 
Ba i 2 AEH. 
RÆ permissible errora 技术 标 
准 ， 检 定 规 程 等 对 计量 器 具 和 调 旺 结 
黑 所 规定 的 在 一 定 置信 和 度 下 所 允许 的 


误差 极限 值 。 分 为 室内 允许 差 、 室 间 
ITZ AA RI Ze. BA RIPE 
同 -- 实 验 室 用 同 - 方 法 对 同一 试 样 独 
立 进 行 多 次 测定 时 在 一 定 置信 度 下 的 
REAR. SE Ripe mt 


| 实验 室 用 同一 方法 对 问 -…- 斌 样 各 自 独 


立 进 行 n 次 测定 所 得 到 mm 个 平均 值 


| 在 - 定 置 信和 度 下 的 极 差 允许 界限 。 标 


样 允 许 差 是 任 一 分 析 人 员 对 标 样 进 行 
于 次 独立 测定 所 得 到 的 平均 值 与 标准 
全 之 间 的 绝对 值 的 允许 界限 ， 驳 许 差 
可 用 来 衡量 分 析 人 员 的 分 析 结 果 是 青 
谁 确 ， 实 验 室 内 、 实 验 室 间 的 分 析 精 
PERE SR. 

BEF motional namowing 当 
自 旋 - 自 旋 电子 自 旋 同 的 偶 极 相互 作 
用 很 小 ,可 以 忽略 时 ， 自 旋 - 自 旋 弛 
险 时 间 T, 变 大 ， 此 时 ESR 谱 线 的 线 
宽 主 要 由 自 旋 - 晶 格 弛 寮 时 间 了 决 
E, H AiE T A yE R 
相互 作用 将 起 决定 作用 ,该 相去 作用 
与 (3cos"@-1) r REE. 这 里 > 
BABS SRSA, 8 是 r 
与 外 部 磁场 间 的 夹 角 。 当 分 子 快速 返 
动 时 ，{3cos*9 -1) "实际 上 庶 是 
平均 值 起 作用 。 显 然 ， 当 分 子 做 快速 
无 规 运 动 时 ， 该 平均 值 为 零 。 也 就 
是 说 ， 因 分 子 的 快速 无 规 运动 ， 发 
生 了 这 样 的 平均 化 ， 使 吸收 线 宽 变 
72, Mie SE, TS RR 
ED FT RC, WEE 
运动 恋 窗 ， 所 以 其 ESR 谱 线 的 线 
EREEREER., MWE, EREK 
ABR, 4} PEIZE, ESR 谱 
RER, 
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JERR kinematic viscosily 在 
基 一 恒定 的 温度 下 ， 测 定 -EHR 
流体 在 重力 下 流 过 一 个 标定 好 的 玻璃 
A FREI el, SAREE EAR 
ae he aan (A) eR, BAR 


PMS RS RS, BE | 
时 的 运动 黏度 用 符 导 由 表示 。 定义 . 


H npo HP. q AHAB: p 
为 液体 的 密度 ,其 单位 为 平方 
we Cm’ +s), 化 工 中 常用 
mm ss '。 过 去 使 用 厘米 克 秒 制 的 
单位 为 斯 JE Bie 1 厘 斯 = 


2 -1 
lmm +s 


| Gs 


Z 


FRÆ stray radiation TERA 
3 bE pr E KM eK a 
泛 。 厅 散光 强度 以 到 达 检 测 器 的 总 能 
量 或 总 功率 的 百分率 来 表示 。 杂 散光 
的 来 源 ，(1) 光学 零件 工作 表面 的 
a RAC. 非 工作 表面 的 多 次 反射 
光 与 光 学 零件 内 部 缺陷 所 造成 的 杂 获 
(2) ARS RSH AA 
的 多 次 反射 光 ; (3) 来 自 光栅 的 其 
他 不 需要 级 次 的 光 ; (4) 直接 到 达 
检测 器 的 旁 光 。 杂 散光 降低 仪器 的 调 
基 精 度 ， 使 谱 线 边 缘 不 清晰 ， 测 出 的 
吸光 值 比 真实 值 低 ， 造 成 光谱 背景 。 
短波 部 分 杂 散 射 光 光 强 大 ， 对 辐射 能 
B)WKERBDERFRE RE XK. 
消除 杂 散 光 的 措施 有 : WAPEWA 
和 挡 光 板 : 将 搁 器 内 辟 、 人 金属 零 部 件 
AUC PEASE ERS HSE 
要 结构 密封 以 防止 测 光 ; 使 用 滤 光 片 
或 前 置 单 色 器 。 

RR carier stream 在 流动 注射 
分 析 中 ,需要 将 液体 样品 注 人 到 一 个 
适当 的 、 流动 的 、 非 间隔 的 液 流 中 ， 
这 个 液 流 就 称 为 载 流 。 根 据 北 学 分 析 
的 需要 ,可 选择 适当 的 溶液 作 载 访 ， 
ERS ok. SPR iae Se RP 
等 。 通常 选用 无 色 浪 液 。 

载 气 ”camier gas 在 气相 色谱 法 


| 中， 流动 相 为 气体 ， 称 其 为 载 气 。 载 


气 的 作用 基 以 一 定 的 流速 载 带 气体 样 
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a RPE AT A ee OE an FR aE A 


HTS. APRONS | 


Sy, aT a. ai E 


谱系 统 放空 成 收集 ， 载 气 只 是 起 载 带 | 
而 基本 不 参与 分 离 作用 。 常 用 的 载 气 

， 六 座 效应 ”于 分 离 前 在 样品 中 加 入 
| 的 能 载 带 微量 物质 共同 参与 某 种 化 学 


AS. H.R. A, USERS, 对 
REAPERI kA 
REFE DA Be AATE EERTE o 

气 兆 性 器 cary gas cleanser 用 
来 除去 载 气 中 的 水 分 、 有 机 物 等 杂质 
的 -一 种 设备 。 净 化 器 一 般 为 2~4 支 
F942 S0mm， 长 200 ~ 250mm AY Be E 
管 或 不 锈 钢管 组 成 ， 管 内 依次 装填 硅 
胶 、4& 或 54 Pah. TERE, A 
除去 载 气 中 的 水 分 和 净化 载 气 中 的 烃 
类 有 机 物 等 组 分 。 所 用 的 娃 腕 、 分 子 
简 、 福 性 殿 在 装填 前 必须 活化 ， 香 则 
没有 净化 效果 ,， 对 载 气 纯度 的 要 求 主 
要 取决 于 所 败 检 测 器 色谱 柱 和 分 析 
工作 的 要 求 . 

载 气 流速 flow rate 在 色谱 柱 出 
口 的 温 庶 和 压力 条 件 下 所 测 得 的 柱 出 
ORAM, CLF, 表示 ， 其 单 
位 是 mL: min”! iA SR AWB AR HE 
BSE MAA PR. 

载 气 车 均 流 速 average flow rate 
在 色谱 柱 柱 温 及 平均 压力 下 的 平均 体 
积 流 速 UF, 表示 其 单位 
十 ml， min 。 


Pol, 


P 

nF) 
Ah, 7 为 压力 梯度 校正 因子 ; F, 为 
柱 出 日 温度 、 庄 力 下 的 载 气 流速 ; 
To 分 别 为 以 热力 学 温度 上 表示 


F = 


| 物质。 


KAERA Se ith; 只 为 测 基 时 水 的 饱 
HRR (MERMERI 
体积 流速 ); Pp 为 柱 出 口 压 为 。 
载体 carier 在 放射 化 学 分 离 
H. ER (carrier) AGRA EAR “i 


和 物理 过 程 的 常量 物质 。 在 气态 物质 
分 离 过 程 中 、 有 冉 某 气体 生成 物 浓 度 
并 不 很 低 ， 为 了 收集 起 见 ， 将 一 种 情 
性 气体 引入 系 统 内 把 某 气体 生 碱 物 一 
起 载 带 出 来 ， 所 引入 的 惰性 气体 称 为 
载 气 。 载 体 分 同位 素 载 体 、 非 同位 素 
RE. RRA. PERRE 
BRD ARE DRAPER. 加 人 的 
HERRIEN- BR a a E Y E 
处 于 相同 的 化 学 状态 战 者 两 者 能 迅速 


: 进行 同位 案 交 措 ， 常 用 于 分 高 效率 的 
: 测定 ， 林 适用 于 制备 高 比 放 射 性 活 度 


的 无 载体 核 泰 。 非 同位 素 载 体 是 与 被 
分 离 微 量 物 质 化 学 性 质 相似 ,或 者 性 
质量 不 同 俱 生 成 某 种 独立 相 后 对 被 分 
离 微 量 物 质 具 有 强 载 带 能 力 的 物质 ， 
广泛 用 于 制备 高 比 放 射 性 活 度 的 无 载 
体 核 罕 。 反 载体 是 加 入 到 样品 中 的 性 


】 质 与 放射 性 茶 质 相似 的 稳定 核 察 或 其 


混合 物 ， 以 稀释 放射 性 杂质 不 被 载 
带 。 清 除 剂 是 如 人 到 样品 中 能 强烈 吸 
附 或 载 带 除去 许 才 放射 性 核 之 的 


RAAF camer precipitation X 


| We AMEE GAME lmg ， 


L) 以 共 沉淀 方式 或 简单 的 机 械 载 
带 作 用 被 捕 集 到 另 一 毫克 基 级 沉淀 物 
上 上 的 过 程 。 这 种 沉淀 物 称 为 捕 集 沉淀 
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3A] ( collector precipitates), 载体 | 


(earrier) a RE 4h ot de i) ( gathering 
precipitates), Ak MPFR OTM 
HHI Be SRK AR RK PUK ik 
量 元 素 。 

载体 的 钝 化 deactivation of support 
FE SEIT LAA Ze MEATA i a Ah 
目的 是 减少 或 消除 其 表面 存在 的 活性 
部 位 + 参见 载体 的 活性 部 位 条 )， 履 
善 载体 的 表面 性 质 和 表 拓 
得 对 称 的 色谱 峰 和 较 好 的 分 离 结果 。 


MERRET ERARA URREA “; 


ABTA) ay BE mAAR., 常用 方 
HA: 酸 洗 法 (SRRMRER). W 
洗 法 《参见 碱 洗 法 条 }、 奎 烷 化 法 
《参见 硅烷 化 法 条 )、 秋 化 法 〔 和 参见 
HERF) 以 及 其 他 钝 化 方法 。 
载体 的 活性 部 位 active site of sup- 
pot 载体 表面 那些 能 起 吸附 作用 或 
从 化 作用 的 活性 作用 点 。 这 些 活 性 部 
位 可 能 是 硅 营 士 或 硅胶 类 型 载体 表面 
的 硅 醇 基 (Si 一 OH) ， 也 可 能 是 少量 
金属 氧化 物 ， 分 离 时 因 表 面 存在 所 刍 
和 酸 、 碱 活性 中 心 作用 ， 造 成 峰 形 的 
拖 星 或 出 现 假 峰 。 载 体 的 活性 部 位 随 
载体 种类 的 不 同 厕 不同 ， 在 使 用 前 应 
对 载体 进行 预 处 理 以 改善 或 消除 其 活 
性 部 位 。 和 参见 载体 的 钝 化 条 。 
RASA OBH support coated 
open tubular column; SCOT EE 
MEHE be RT RK, R 
EREHE M- - Se 
tto ER SARAOPRE. 
PEHR K 


lection method on carrier column 是 基 


adsorption col- 


i 结构 ， 以 获 | 


于 样品 吸附 作用 而 请 留 在 载体 表面 的 
一 种 收集 技术 。 采 用 未 涂 固定 相 的 载 
体 石 英 棉 或 其 他 物质 作为 收集 柱 的 十 
KH HE Se ee DRET 
分 有 效 。 较 常用 的 方法 有 两 种 : (1) 
用 氮气 冲洗 收集 器 并 使 它 和 组 分 一 起 
RH, AGARRA (2) 
aR AA Me FE REMA, 适用 下 沸点 
ISOC EA EAR m. ALE REA. 将 
CHRBARA HY. KERE Emý 
F, CARS HE be E KBr 粉 
末 ， 先 抽 真 空 再 缓 缓 加 热 收集 符 ， 被 
收集 在 收集 柱 蛙 的 色谱 馏分 慢 慢 司 
出 ,冷凝 在 低温 的 KBr HL. 

SAHA apolipoprotein ”是 由 脂 
fa CHB. BeBe. BEHAR) 与 
蛋白 质 组 成 的 复合 物 ， 称 脂 重 上 碳 。 脂 
蛋白 中 的 蛋白 质 称 载 脂 蛋 点 。 

再 残留 限量 extraneous residue 
limi; ERL RAS ERMA, A 
指 一 些 残留 持久 性 农药 过 去 曾经 在 农 
炎 上 使 用 ， 现 已 禁用 ， 但 已 构成 了 对 
环境 的 污染 。 来 自 环 境 中 积累 的 这 些 
持久 性 农药 残留 物 ， 再 次 造成 了 对 食 
HORE, ZARA PERT A 
留 。 为 了 控制 这 类 农药 残留 物 对 食品 
的 污染 ， 同 时 也 为 了 防止 对 世 禁 用 农 
药 的 误 用 或 违规 再 使 用 情况 的 发 生 ， 
特制 定 其 在 食品 中 的 再 残留 限 基 ， 表 
示 单 位 为 mg + kg”! RAE FAO 
WHO 食品 法 典 委 员 会 所 制定 的 再 残 
BR AE, AA RE RET H 
被 确认 为 食品 中 可 人 允许 接受 的 残留 限 
it, BATRA FAR 
MARAE S GA Pe 
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数据 ， 作 为 制定 表 残 留 限 量 的 依据 . 
为 保护 人 类 实 全 和 人 健康， 限量 标准 能 
为 各 国 所 接受 ， 以 促进 国际 贸易 为 原 
则 ， 确 定 法 典 表 残留 限 其 。 
的 数据 和 资料 不 足以 确定 再 残留 限量 


时 ， 则 设置 在 特定 期 限 内 采用 的 暂 定 


再 残留 限量 (TERL) 。 

再 生 剂 又 称 抑制 剂 。 
在 离子 色谱 的 抑制 型 电导 检测 法 中 ， 
维持 抑制 器 换 制 功能 的 试剂 。 例 如 ， 


regenerant 


在 以 碳酸 氧 钠 为 淋 洗 剂 的 阴离子 交换 | 


Et, i AA aR RB 【10- 
20mmol > L FFEA, -mHE 
H, MARE ERE PR RRE, 
FY AE FA FS EP  E BR 


子 使 淋 洗 剂 转变 成 碳酸 的 能 力 ， 所 以 ， 


必须 不 断 地 提供 稀 硫酸 洲 液 。 在 实际 
操作 中 ， 是 用 一 个 专门 的 高 压 输液 泵 
向 捉 制 器 中 连续 输送 再 生 
PAE HR 


TREE, APRA. AK 
a, DM ARAM MATA, Al] — 
分 析 方 法 对 同一 量 进 行 两 个 单 次 测量 
iE RBH AS. 其 值 为 

R=1.96/25, =2. 835, 
若 两 个 实验 室 各 分 别 进行 n. 
重复 测定 ， 则 再 现 性 为 


fs l I}; 
R= e-e] r 2n, ~ ns} 


a, 次 


AF, wees | 


信 系 数 ; 25, 是 两 实验 室 各 进行 一 
次 测量 所 得 到 的 调 基 值 之 间 的 差 值 的 
PREZ; Sy 是 实验 室 间 测量 的 标准 
偏差 。 再 现 性 反映 了 实验 室 间 的 系统 


当 所 提供 


误差 与 在 重复 测量 条 件 下 不 会 存在 的 
其 他 的 随机 误差 ， 是 实验 室 闻 测量 波 
动 性 的 基底 ， 可 用 来 检查 实验 室 间 测 
基 的 精密 度 是 否 符合 要 求 。 若 两 实验 
室 各 进行 一 次 测量 所 得 到 的 测量 值 之 
SEI) FAIR 六 或 多 次 重复 
测量 所 得 到 的 两 平均 值 之 癌 的 差 值 小 
于 R,， 则 认为 测定 的 精密 度 合格 ; 
若 郑 值 分 别 大 于 容许 差 及 或 如 ， 说 
明 测 量 的 精密 度 不 合格 。 
在 线 电 堆 集 


on-tine electrical stac- 


| king 使 样品 离子 在 柱 上 进 样 总 程 中 


得 到 富 集 的 一 种 技术 。 当 离子 从 高 电 
GRRE AMES, SAR RE 
FEB RAE AAD, SRK. MERE 
RA, AA THR REAN 


| 效率 。 


在 线 分 析 on-line analysis ”在线 
| 分 析 是 当前 过 程 分 析 采 用 的 主要 形 


| 式 。 多 用 某 些 自动 连续 监测 仪器 ， 放 
FR reproducibility 在 任意 两 | 


BEEP RRA. ME RK 
WATS, SS AEE A at 
流 进 或 采 进 监测 仪器 ， 必 要 时 仪器 应 
含有 试 样 温度 调节 和 过 滤 等 预 处 理 设 
Bh, FUE REE, AEP EK AY 
Bm SE LF EAT, ee 
果 太 时 显示 ， 甚 至 反 控 生产 流 积 的 配 
料 比 例 ， 能 发 挥 指 导 生 产 的 作用 。 其 
信息 的 灌 后 情况 取决 于 仪器 的 分 析 速 
度 和 自动 化 程度 。 

在 线 买 时 检测 on-line real time 
detection ”这 是 过 程 分 析 化 学 所 追求 


的 理想 自 标 。 指 生产 流水 线 与 在 线 检 


浏 同步 进行 ， 检 测 迅 速 无 滞后 。 分 析 
Or) BAL PRE Hh BRS RLS, A 
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可 长 期 连续 跟 跨 进行， 特别 有 利于 指 
FES, 

在 线 脱 气 装置 
在 输液 泵 之 前 对 流动 相 进 行 连续 脱 气 
的 装置 。 对 使 用 名 元 梯度 泵 的 色谱 
i, ULES BE TEIRIE (大气 
E) FRG ARAGIRMA, Of 


on-line degasser 


RRS A BBR. Beate i 


AHEAD BOR, 通常 需 
FARR Zio Ht ARI. TEAM 
SRS ORAL RATE 
CESARE AB. 

EMKA on-line preconcentra- 
tion FIA HK RRR AA 
试 样 经 适当 分 散 后 流 经 微型 柱 ， 使 分 
析 物 法 度 局 部 增加 到 本 被 直接 检测 ， 
或 洗 脱 成 一 个 很 小 的 体积 。 例 如 ， 离 
TERME, T Om 的 样品 
体积 成 0. 1ml， 待 测 物 组 分 也 就 被 浓 
HE T 1008. WKS EE ES A 
HEAT, BORK RE. 

在 柱 电 导 率 检测 
trical conductivity detection Aj CO, 激 
AEE EREA A EIT ~~ 3 
40m AII 180° 3 DEL. HF 
一 对 铂 电 极 准确 地 放置 进去 并 使 其 从 
SEA, FMB SA RAR, M 
A FLSA ERP EREE 
导 率 检测 池 。 

暂 定 每 日 允许 摄 入 量 temporary 
acceptable daily intake; TADI 在 一 
定期 限 内 所 采用 的 每 人 允许 摄 入 量 。 
对 于 暂 定 每 日 允许 摄 人 人 量 转 化 为 每 日 
PARA. 要求 在 特定 的 期 限 内 补 
充 制 定 ADL 所 需 的 该 农药 化 人 台 物 的 


on-column elec- 


生化 、 毒 理学 、 毒 性 、 安 全 因子 等 资 
料 。 4 ADI (AEE, TAH 值 中 所 引 
用 的 安全 因子 值 较 大 。TADI 值 提交 
审定 期 不 得 迟 于 所 定期 限 中 JMPR 举 
行 首次 会 议 的 时 间 。 

ER BRA RE temporary 
maximum residue limit; TMRL 在 特 
定 的 期 限 内 所 规定 暂 定 采用 的 最 高 残 
留 限量 。JMPR 规定 以 暂 定 最 高 残留 
Bee Bt SEAR Wi Ra BE PR EC. AL 
PPS -者 ， 均 对 此 农药 设立 


| 为 暂 定 最 高 残 国 ; 对 已 经 设立 暂 定 或 
| 女 制 性 的 每 日 允许 摄 人 量 的 农药 品种 


或 虽然 已 经 设 定 了 每 日 允许 摄 入 量 的 
农药 品种 ,但 对 其 所 提供 的 残留 试验 
资料 和 数据 ， 尚 不 足以 设 定 正式 的 最 
高 残留 限量 者 。 

SABAH transient method 考虑 
了 时 间 因 素 ， 利 用 各 基本 过 程 对 时 间 
的 不 同 响应 、 达 到 研究 各 基本 过程 和 
控制 电极 总 过 程 的 肯 的 方法 。 主 要 计 
于 研究 电极 这 程 动 力学 和 电 要 反应 机 
E. 常用 的 暂 态 方法 有 计时 分 析 法 、 
线性 扫描 优 安 法 、 循 环 优 安 法 以 及 交 
流 技 术 等 。 

S4E{R saponification value 在 规 
定 条 件 下 ， 中 和 并 皂 化 1g 试 样 时 所 
销 耗 药 以 毫克 为 单位 的 氢 氧 化 多 质量 
数 (mgg). BARR 1g 物 
质 中 游离 的 和 化 合 在 酯 内 的 脂肪 酸 的 
SH, ETA Aik. wes 
油 员 的 一 项 质量 指标 。 一 般 说 来 ， 化 
合 在 酯 内 的 脂肪 酸 的 分 子 量 较 小 或 游 
离 的 脂肪 酸 的 数 其 较 大 ， 则 皂 北 值 较 
A. MWER, Ao EZ, 
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MRR, MAESE, PARRE 
MTE RDE . 
SER EIT 
气相 色谱 中 最 常用 来 测 基 色谱 柱 册 口 
载 气流 速 的 一 种 计量 管 式 玻璃 仪器 ， 
如 下 图 所 示 。 APRA SR. MY 
RAWALE, WERK, RE 
We BAR F ibe ERS, AES 


soap film gas meter 


RWECR AMAR ZA OM: 
定 体积 ) 移动 所 需 的 时 间 ， 即 可 计 : 


算出 柱 出 局 载 气 的 体积 流速 ， 测 量 精 
BE aT G5 19% : 


温度 计 
放空 ~- 

接 色谱 桩 出 口 
MA noise 由 于 各 种 未 知 的 伴 


然 因 京 所 引起 的 基 流 无 规则 的 起 伏 
变化 ， 通 常 是 在 色谱 图 上 表现 为 基 
线 无 规则 的 上 下 波动 ， 故 也 称 基线 
MAPS (baseline noise), R N 来 表 
示 ， 通 常用 mY 为 单位 来 度量 。 嗓 
声 太 大 就 会 掉 苹 检测 器 的 响应 
GEE 

WAE noise monitoring M 
PRANKS. RT EAR 


音 以 及 其 他 不 规则 的 声 振动 ， 统 称 


| Rm. 噪声 监测 包括 对 各 种 噪声 


源 、 噪 声场 基本 特性 参量 的 测量 和 


| ATH IE RRS E 


We Fa tt AB a AR ET H 
7 SH. B ahicak iA ic xt 
ike FRR Tt eR OA oo OA, 
HERA MK. PRA 
三 种 常用 的 频率 计 权 网 络 ， 称 A、 
B、C 计 权 网 络 。 为 了 测量 飞机 的 
噪声 ， 现 在 有 的 声 级 计 又 增加 了 DD 
计 权 网 络 。 躁 声 测试 一 般 使 用 妨 计 
KRAS, AA A 网 络 的 频率 计 权 特 
TE, SAR MR e oe ot a 
间 。 在 曲 声 测量 中 ， 不 用 频率 分 析 
i, REAR eR A, B,C 三 
档 ， 就 可 粗略 地 佑 计 该 噪声 的 频率 
特性 。 当 声 级 L, = Le = Ett, We 
声 声 能 主要 在 高 频段 ; 当 L, =Ly> 
zc it, A Ah RES 24 Ly 
> Ly > Le Rf, MRR A 
特性 。 

ME FAS Se HE BY noise pollution 
monitoring 对 干扰 大 们 学 习 、 工 作 
各 生活 的 声音 及 其 声 源 进 行 的 监测 
话 动 。 其 主要 工作 内 容 为 : 城市 各 
功能 区 躁 册 监测 、 道 路 交通 躁 声 监 
测 、 区 域 环境 噪声 监测 和 噪声 源 监 
WS, MA Wee RL A HP 
PR (RAER) BR, IE 
dBA, WA FR hei 2 RRA 
等 效 声 级 、 统 计 声 级 等 已 戌 为 绝 大 
多数 国家 对 嗓 声 进行 主观 评价 的 主 
要 指标 。 必 要 时 ， 述 需 对 曲 声 进行 
频谱 分 析 。 开 展 申 声 污染 监测 所 用 
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BE Bk ah A ot BT 
， 限 制 了 它 的 灵敏 度 。 为 了 进步 降 


oro BR PTs Be Me a ee RA op a 
声 污 染 的 现状 及 变化 趋势 ， 世 为 品 
声 污 染 的 规划 管理 和 综合 束 治 提供 
基础 数据 。 

择优 溅 射 preferential sputtering 
溅 射 多 组 分 样品 时 可 能 引起 样品 表 
面 平 衡 级 分 变化 的 现象 。 由 于 离子 
来 对 舞 种 元 这 的 浴 射 产 率 不 同 ， 轩 
IH Af Ea AR RE St PR ACHR A 
Sp TA BE ets RR PL 
的 元 素 在 样品 表面 富 集 。 为 了 降低 
择优 注射 效应 ， 应 该 适当 增加 离子 
检 的 溅 射 速率 ， 每 次 均 可 以 把 表面 
原子 全 部 剥离 掉 。 

WAH thickeners 可 提 高 食品 
Bo ea Ba BE a REE. Mit oe a 
mE, WP a. E 
BOR, HRANE. BEREE 
PPR A, FARK 8 g 
大 多 是 由 植物 、 海 葵 或 微生物 中 提 
RA BS PSE Hy, SOBRE F 
DLE. SRE. BABE ERRES, 

增强 因子 enhancement factor 
才 表 看 增强 拉 曼 光谱 (SERS) 测 
得 分 子 某 一 谱 峰 的 强度 与 用 普通 拉 
曙光 谱 测 得 同一 拉 曼 谱 峰 强度 之 
比 ， 是 癸 晤 表 库 增强 拉 曼 光谱 增强 
效果 的 一 个 指标 。 增 强 因子 一 般 可 
达 10 ~ 10", Mi BD FH SERS 
可 达 10" ~ 10", SERSAAMST 
拉 要 光谱 的 质量 。 

增强 紫外 -可 见 吸收 检测 技术 
UV-visible absorption enhanced detec- 


在 毛细 管 电 当 紫外 - 


tion technique 


可 部 吸收 检测 中 ， 毛 细 管 的 光 程 短 


(Re, I eee 
吸收 光 程 和 提高 吸收 检测 灵敏 度 的 
新 技术 和 新 方法 ， 如 矩形 池 、 泡 形 
池 、Zz 形 池 、 多 次 反射 池 、 轴 向 吸 
收 池 等 。 

增色 作用 byperchromism x} 3% 
谱 变 化 的 一 种 描述 ， 指 增 大 吸收 强 
度 的 作用 . 

MBIA analysis of plastici- 
zer ER Zi SP BE T 
FAR AER (DEHP) (PAR, 
以 改进 塑料 的 乘 软 性 和 耐寒 性 ， 并 
改善 加 工 性 能 ,但 美国 癌症 研究 上 所 
CNCD 认为 高 剂量 的 EDHP A 
作用 ， ie, Fe Beat RZ. ee bag 
DEHP #77 Me. AR, BAL 
中 DEHP 的 测定 通常 采用 索 氏 抽 
提 ， 然 后 用 液 相 色 谱 法 测定 。 美 国 
ASTM D3421-75 W MH EHHA EHH 
提 ， 以 四 氢化 碳 -甲醇 作为 提取 剂 ， 
提取 时 间 168， 最 后 用 气相 色谱 法 
测定 。 国 内 检验 检疫 局 采用 超声 波 
HR, MSRP tE RR A 
M, 能 使 PYC 中 的 DEHP RARA 
DSR PSAP, AA # 
测定 ， 方 法 简便 快速 ， 景 小 检 出 量 
为 12.5mg' kg ', 

iH flavour enhancers WEE 
风味 增强 剂 。 是 补 完 或 增强 食品 原 
有 风味 的 物质 ， 我 国 历来 称 为 鲜 味 
剂 : 按 其 化 学 性 质 的 不 同 主要 分 为 
一 类 ， 即 氢 基 酸 类 和 核 甘酸 类 。 在 
氨基 酸 类 鲜 味 齐 中 ,我 国 羽 使 用 谷 
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AMP, Sb aie eT eA L-A 
AR, L-AME., LEAR, 
LGAMAKLEAIIAXS BAS. 
县 前 我 国 批准 使 用 的 增 味 剂 有 省 所 
酸 钠 、5- 乌 在 酸 二 钠 、5- 肌 音 酸 一 
RW. SSR Ee 一 
钠 等 。 

增 效 分 析 试 剂 cnhanced analyti- 
指 在 对 分 析 中 能 产生 增 
A. WR., RR 
PRMD. REA RR, BE 
决定 于 物质 的 本 性 ， 也 受 物 质 所 处 
环境 的 影响 。 各 类 表面 活性 剂 、 环 
WM. RRA. KR 
等 ， EAT ee RI Ae 
时 ， 常 能 给 分 析 物 质 提 殿 性 质 特 异 
的 介质 环境 ， 从 而 起 着 上 述 增 效 
作用 。 

宰 粒 度 分 布 narrow particle size 
distribution 指 微 粒状 物质 粒 径 分 
布 范 围 窑 ， 即 微粒 大 小 比较 均 名 。 
在 色谱 法 中 ， 填 料 的 粒度 分 布 范围 
对 色谱 分 离 性 能 影响 很 大 ， 粒 度 分 
PRE, 色谱 分 离 效 率 越 高 。 

展开 development PRERA 
屋 色谱 法 中 .将 点 样 一 端的 色谱 纸 或 
薄 层 板 温 人 选 好 的 展开 溶剂 中 ,由 于 
EMERARA CHERE 
ERP ,随即 样品 斑点 被 溶剂 载 带 着 
不 断 上 上升,H 卫 样品 中 各 组 分 上 升 的 
速率 不 同 而 和 后 此 分 离 . 此 过 程 称 为 展 
开 。 展开 的 方式 有 上 行 展开 法 ,下 行 
REFE RFA, BARNES, 

RF 


cal agent 


developing tank ”是 进行 
纸 色 谱 或 薄 层 色谱 展开 时 所 用 盛 放 展 | 


开 剂 的 不 同 材质、 不 同形 状 窜 器 的 统 


| as, ARR aR Ree aE RRA 
， 内 ， 加 盖 封 闭 后 进行 色谱 展开 。 上 行 
| 展开 时 ， 展 开 剂 放 在 模 底 ， 其 运行 方 


AAPL. PRA, WARE 
R, POR RAPA BR Te E 
部 ， 使 展开 剂 的 运行 为 向 自 上 而 下 。 

BFA chamber saturation 
SARA, 平面 色谱 分 离 过 程 是 
在 两 相 未 充分 平衡 的 状态 下 进行 的 ， 
除 固 定 相 与 流动 相 外 ， 气 相 也 和 参加 了 
展开 过 程 ， 展 开 棍 的 饱和 程度 对 分 离 
有 明显 的 影响 。 所 谓 展 开 档 恤 和 ， 是 
指 展 开 前 及 展开 中 洲 剂 系统 中 所 有 组 
分 在 整个 槽 内 气体 空间 达到 作 和 状 
态 。 适 常 的 操作 是 将 展开 剂 蒸气 在 展 
FE PBF — BH., A HE 
A RRA”, Ba ye, 

RAW developer AB FF FASS E 
纸 色 谱 法 或 薄 层 色谱 法 中 作为 流动 相 
载 带 样品 斑点 进行 展开 的 溶剂 。 展 开 
剂 本 以 是 单一 的 溶剂 ， 也 可 以 是 混合 
溶剂 。 

占据 表面 态 occupied surface state 
是 指 样品 表面 被 电子 占据 的 表面 态 叫 
占据 表面 态 。 表 面 态 是 指 局 域 在 表面 
土 的 电子 能 态 。 

E zhi nutation spectroscopy 用 
一 个 单 脉 冲 作 用 于 自 施 体系 ， 此 时 电 
子 在 绕 外 磁场 进 动 的 同时 也 绕 着 微波 
磁场 进 动 ， 郑 进行 章 动 。 改 变 微 波 脉 
冲 的 宽度 (6 ) ， 可 测定 不 同 与 BAY 
BARS SM FID) Hee, ESM 
FID 和 和 EFT PR URE ERR, BET 
得 到 二 维 的 章 动 谱 。 在 CW-ESR 谱 
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F, aS a SP ek Be 4} ae SIH A 
BY) Sp BER a M E H eR 
系 的 总 自 旋 最 子 数 $; 而 章 动 诺 主 


要 用 途 就 是 通过 谱 峰 位 置 的 实测 值 ， 
| 折射 率 。 


与 理论 值 的 比较 ， 可 确定 总 自 旋 量 
THS. 
FARE illuminance ”物体 被 照明 程 


dF 


EAER, wee = SE M | 


HER Bl — ca SAG Ee RA 
光 遂 基 除 以 该 面 元 的 面积 所 
得 的 值 。 

照明 系统 illuminating system 在 
光谱 分 析 中 ， 光 谱 仪 所 获得 的 谱 线 实 
际 上 是 狭 多 的 影像 。 为 保证 谱 线 的 质 
量 ， 必 须 使 狭 锋 得 到 良好 的 照明 ， 所 


采用 光学 系统 称 为 照明 系统 。 照 明 系 j 


统 要 求 光 源 发 出 的 光 较 多 地 进入 狭 
锋 ， 又 要 使 狭 锋 各 点 的 照明 均匀 ， 同 
时 还 要 使 人 射 光束 充满 准 直 物镜 。 通 


A OF JURE. | 


明 ， 单 透镜 照明 ， 双 透镜 照明 ， 三 透 
镜 照 明 ， 交 叉 团 杜 面 透 镜 照 明 等 。 
折射 refraction “YR REY 
BA —T Ft EA EAS 
介质 中 时 产生 的 转向 或 折 回 。 
折射 定律 refraction law HA 


种 介质 界面 上 会 发 生 折射 ， 入射 光 能 | 
从 人 射 介质 部 分 折射 人 第 一 介质 中 。 | 


光 折 射 过 程 车 循 的 规律 称 为 折射 定 
Œ. M: 折射 光 在 人 射 光 与 界面 法 线 
构成 的 平面 中 (三 者 共 面 } ,而且 折 


射线 与 人 射线 分 居 法 线 两 侧 ， 折 射线 ， 


PARMA CTE) 与 人 射线 
SRAM AR i CAMA) 之 间 必 


然 满足 关系 式 =R msini = 


ny 
nsin, AP, n Ma, 分 别 为 大 射 介 
i AD fr BY SP OY A De AG AY 


STS HE retraction analyzer 
利 由 折射 定律 制 成 的 各 种 分 析 仪 器 ， 
简 如 根据 介质 折射 率 与 介质 中 某 种 成 
分 的 浓度 存在 线性 {或 菜 种 确定 的 
JETE) 关系 ， 由 折射 率 的 测定 而 
RAKE (Otol aN); A 
折射 率 4 与 介质 的 密度 p 存在 确定 的 
KR, BHT ASHER 
质 密度 并 进而 推 知 其 他 分 析 数 据 
(例如 玻璃 中 硅 含 量 、 植 物 油 的 不 饮 
HES). 

HAE refractive index de- 
tector; RID XERENA. 
参见 示 差 折光 检测 器 条 。 

MAER ochratoxin SH 
(ochraceors) 和 几 种 青 霉 属 真菌 产生 
的 FER, AH ae OA $ 
TERK. PEM NBS A CHB 
ER Bi th BR (A alta- 
eeus), MEEA (A Sulphu- 
reus),, BUH (A. selerotium) FSB 
KHG (A. meller) ther ee 
HERA MERTEBE AK 
REHE., ZHR, FERE 
ARFER 点 的 地 区 主要 是 亚热带 。 
在 储藏 的 谷物 中 ， 经 常 发 现 有 青 霉 属 
真菌 ,尤其 是 北 芍 和 加 拿 大 ， 淡 褐色 
Hh Se BL A PS a FE RO SN 
Hii, OREO, A. ER, 
大 米 中 也 有 发 现 。 因此, 一般 容 易 
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MR IER AMM MAK, $ 
GU. Sees. WW. RAL 
Tt. BIRR. SAR. MR. M 
Hee ROA Ge Ru abe a g 
产生 损害 ， 也 足 一 种 致癌 物质 ， 国 
际 癌症 研究 机 构 TARC 将 其 定 为 2B 
eH. MKB Alpe gA 
Bat, HAS OP RS PR, 超过 
Spee ‘St, SAFE AS A 
生 损 坏 . 赫 曲 毒素 的 检测 方法 包 


Ho BEEKE. HPLC, BRR ， 


HERE. EO E-E E A, 
免疫 订 和 柱 -HPLC 法 等 。 

AAA BR convolution difference 
filter 初 积 着 滤波 随 数 为 g(t) =1 一 


a -exp( 一 XP, Tun DRM 


的 时 间 常 数 、 设 定 为 对 荆 长 的 衰减 ， 


Miia Siam, ARF T, < Tc 
的 快 误 减 而 谱 线 很 宽 的 背景 信 导 ， 并 
SURGE a Sa a RAS, MF 
PEMA. FRAP ARE DE 
mA PaaS RAS, ET 
SE EH fF AB SS I Me AT A BS 
号 ; 在 同 核 相 关 谱 中 可 减 小 对 第 蜂 的 
WE, BUREE. 

RBR puckering vibration 
上 骨架 振动 条 . 

针尖 电化 学 tip electrochemistry 
又 称 为 纳米 电化 党， 来源 于 电化 学 扫 
HERRAR., 其 主要 特点 在 于 将 研 
究 对 象 缩小 在 单 分子 的 尽 麻 ， 

A BRK mycotoxin analysis 
真菌 毒素 是 -类 出 真菌 产生 的 毒性 二 
次 代谢 产物 ， 目 前 已 知 的 约 有 200 


见 


j 能 1 


H. TP HH RAR. HEA 


| K. MIREKSILAK, ABB 


能 引起 人 类 及 动物 产生 急性 或 慢性 中 
毒 ， 并 有 致 畸 、 致 痛 和 致 细胞 突变 的 
作用 。 现 已 证 实 有 14 种 以 上 的 真菌 
毒素 具有 致 瘤 作 用 ， 如 黄 曲 霉 毒 素 、 
杂 色 曲霉 素 、 棒 曲霉 素 等 。 分 析 方 法 
主要 是 色谱 分 析 、 人 免疫 化 党 分 析 及 荧 
光 光 度 分 析 等 ， 前 处 理 方法 包括 茜 取 
法 、 男 相 茜 取 法 及 免疫 亲 和 柱 法 等 。 
真空 能 级 以 自由 
电子 能 级 为 参照 基准 的 原子 轨道 结合 
即 把 电子 从 所 在 轨道 称 到 完全 胶 
离 核 势 场 束缚 所 需 的 能 量 ， 
NFEE vacuum fusion 
(gas) chromatography 一 种 对 金属 或 
合金 中 所 含 气体 进行 定性 和 定 基 分 析 
的 色谱 方法 。 其 原理 是 : BARRA 


vacuum level 


| REFERAR, ERS FR 


感应 等 方法 加 热 使 样品 熔融 ， 释 放出 
所 舍 气 体 ， 群 放 测 的 气体 被 收集 到 一 
个 固定 容器 内 ， 热 后 通过 进 样 装置 送 
人 气相 色谱 系统 进行 分 离 、 分 析 。 这 
些 气体 一 般 有 HL 、 Ny. co, 有 时 还 
有 少量 甲烷 。 
AZAR 


vacuum degasser 


上 使 流动 相通 过 一 个 抽 真 空 的 装置 脱 


除 其 中 淤 解 气体 的 一 种 脱 气 装置 。 
其 原理 如 下 页 图 所 示 ， 是 将 流动 相 
通过 一 段 由 多 和 孔 性 合成 树脂 膜 制造 
的 输液 管 ， 该 输液 管 外 有 真空 容 
a. AS RCE AY, RS} OM BE 
压 , 分 子 量 小 的 氧气 、 氨 气 、 二 气 
化 碳 等 溶解 气体 就 会 从 腊 内 进入 膜 
FP TT RRR 
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mia 


| 
STEER CRIA 


真空 脱 气 装置 的 原理 图 


真空 蒸 涂 


vacuum evaporation 在 


扫描 电镜 的 样品 制备 中 ， 为 了 增加 样 | 
品 表面 的 蛋 电 性 ， 一 般 槛 在 样品 表面 | 


ARSE. PRA ERRAR 
金 - 蒸 金 的 导电 效果 好 ， 和 但 金 颗粒 较 
A. SBA aM RE RH 
RX. ERMA, AS RRL 
善 表 碧 导电 粒子 的 舌 粒 度 ， 对 高 分 辩 
率 图 像 的 观察 影响 较 小 。 

真空 时 外 源 vacuum ultraviolet ra- 
diation source 在 光电 子 谱 仪 设备 中 
POE SR SPE HA SR A E 
He, Ne 等 气体 放电 中 产生 的 共振 线 ， 
其 光子 能 量 在 10 ~40eV 之 间 。 由 于 
这 种 光子 能 基 能 使 一 切 国体 物质 中 的 
价 带电 子 激发 ， 因 而 没有 可 以 透 过 的 
窗口 材料 ， 在 大 气 中 叉 易 被 吸收 ， 故 
只 能 在 真空 中 传播 。 由 于 该 类 紫外 线 
BERTRAM PARAS, BURA 
真空 紫外 源 。 

MIE ime vale 被 测 量 的 值 本 身 
所 具有 的 真实 大 小 。 真 值 是 客观 存在 
B. 在 实际 测量 中 ， 由 于 存在 测量 误 
差 ， 信 们 不 可 能 测 得 真 值 ， 但 在 排除 
所 有 测量 上 缺陷 的 条 任 下 ， 通 过 党 着 


， 技术 是 声学 与 电子 学 的 结合 ， 


的 测量 所 得 到 的 遇 值 充分 接近 于 真 
值 ， 对 于 给 定 的 目的 来 说 ， 可 用 以 替 
RRE. FEM SS T iA 
件 让 ， 算 术 平 均值 可 以 作为 真 值 的 无 
Rihit,. MEREKAM., W 
AMP BRA AA, AE BE A 
WHE, HRCA (MSA 
的 内 角 之 和 等 于 180°), 4 
(国际 会 议 、 标 准 化 组 织 或 国际 上 公 
HARE) 和 相对 真 值 (如 标准 物 
质证 书 上 给 出 的 量 值 ) 。 

REMI diagnostice biochem- 
ity ”临床 生物 北 学 领域 中 的 主要 内 
E CREA EPAR AARRE 
物化 学 的 检验 方法 和 技术 ， 并 对 检验 
结果 的 数据 太 其 临床 意义 作出 评价 ， 
几 以 帮助 临床 对 病情 的 判断 和 各 种 居 
次 上 的 诊断 - 

RES MS MSS array 
surface acoustic wave sensor 表面 声 
波 (SAW) 是 一 种 沿 弹 性 基体 表面 
传播 的 声波 .其 振幅 随 压 电 革 体 材 料 
深度 的 增 大 按 指 数 规律 衰减 。SAW 
已 制 成 
的 各 类 SAW 器 性 如 滤波 器 、 振 萝 
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器 、 固 定 延 迟 线 等 ) 已 广泛 点 用 于 | 


军民 电子 产品 中 ; 作为 灵 答 的 传 感 
元 件 还 可 用 作物 理 、 化 学 传感器 ， 应 
用 于 物理 参数 和 和 化 学 成 外 的 分 析 检 
H. RNR ERa SAW 气 
体 传 感 器 和 SAW 液 相 传感器 两 类 ; 
采用 各 种 气 敏 涂 膜 材料 覆 涂 在 SAW 
eft Ri. GRA T H,0 (& 


HE), 0, H, NO, CO, NO,, 
NH,. CO,, S0,, HS, FRYM. 
各 种 挥发 性 有 机 物 等 微 贡 组 分 的 分 析 


测定 ; 在 大 气 监 测 、 污 染 防 治 、 工 业 


过 程控 制 领 域 ，SAW 微量 化 学 传 感 | 


器 及 其 阵列 具有 灵敏 度 高 、 响 应 快 、 
可 靠 、 低 成 本 等 一 系列 优点 ; 将 模式 
识别 、 主 成 分 分 析 、 神 经 网 络 分 析 等 
化 学 计量 学 方法 引 人 SAW 传感器 及 
其 阵列 应 用 ， 可 进 - - 步 扫 宽 分 析 应 用 
范围 ,进行 多 组 分 同时 分 析 、 实 现 阵 
列 入 号 实时 处 理 ， 因 而 可 快速 、 实 时 
获得 更 大 量 分 析 信 息 。 

阵列 检测 器 ”array detector 由 一 
系列 小 尺寸 签 感 元 件 按 一 维 《〈 线 阵 ) 
或 二 维 CE) 规律 排列 并 则 时 工 
作 的 检测 器 。 与 传统 单一 检测 器 的 本 
质 区 别 有 两 点 : 一 是 具有 位 置 检测 能 
A, 各 个 阵 元 检测 信和 号 可 单独 处 理 并 
给 出 相应 此 阵 元 的 位 置信 息 ， 因 此 可 
作为 光谱 柱 测 器 对 分 列 的 各 条 谱 线 单 
独 检测 ; 二 是 具有 成 像 能 力 ， 投 射 到 
二 维 光 电 检 测 器 【例如 CCD 检测 器 】 
上 的 兴 强 分 布 图 形 ， 可 给 出 相应 二 维 
分 布 的 电 王 图 形 ， 周 而 不 但 能 给 出 每 
一 阵 匹 上 的 信号 强度 信息 ， 而 且 由 所 
有 阵 元 信号 构成 的 .二 维和 分 布 是 人 射 光 


学 图 像 的 真实 反映 。 

阵列 毛细 管 电泳 capillary array e- 
tectrephoresis ”将 多 根 毛细 管 排 列 成 
阵列 同时 进行 毛细 管 电泳 的 分 
离 技 术 。 

振动 耦合 vibrational coupling 24 
两 个 化 学 键 扎 动 的 频率 相等 或 相近 并 
有 一 公共 原子 时 ， 由 于 一 个 键 的 振动 
通过 公共 原子 使 男 - -个 键 的 长 度 发 生 
改变 ,产生 “扰动 "， 代 而 形成 强烈 
的 振动 相互 作用 ， 称 为 振动 精 合 。 互 
相 看 合 的 振动 必须 具有 相同 的 对 称 
性 。 振 动 耦合 导致 振动 频率 发 生变 
化 ， 一 向 高 频 移 动 ， 一 向 低频 移动 。 
氰 乙烯 这 种 平面 分 子 ， 面 内 振动 与 直 
Sb te RA RE HADES 

振动 松弛 


vibrational relaxation 


i 在 疑 聚 介质 中 ， 处 于 激发 单线 恋 


(3 ，$ ，…》 的 分 子 通常 其 过 剩 的 
能 量 是 以 振动 能 的 形式 失去 ， 并 具有 
相应 电子 能 级 中 的 最 低 振动 能 级 的 
Boltzmann 热 分 布 ， 这 一 过 程 称 为 振 
动 松弛 。 振 动 松 弛 过 程 根 快 ， 约 在 
10° ~10°"s 内 发 生 。 振 动 松弛 的 能 
量 是 通过 分 子 磋 捷 以 热 的 形式 酸 放 给 
膏剂 等 环境 介质 。 


握 动 -转动 光谱 vibrational-rota- 


| tional spectra 在 低压 气体 分 子 吸 收 


红外 光 后 ， 使 其 振动 量子 态 与 转动 
量子 态 同 时 发 生疏 变 ， 被 激发 产生 
的 光谱 萄 为 振动 -转动 光谱。 采用 


| 高 分 辩 率 仪器 记录 ,可 看 到 振动 豚 


收 是 由 一 系列 转动 线 所 组 成 。 关 分 
FRUPRRST, HT RSH 
相互 作用 ,振动 谱 带 上 的 转动 结构 
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HEDER PMMA. E a A 
用 来 考查 谱 带 的 形状 和 计算 转动 精 
Ze PE a. GEIB oP 
a) PER RB. APM TE R 
tes be sis lA eH, WE 
核 白 旋 方面 的 信息 。 

振子 强度 oscillator strength ”表征 
原子 或 分 子 体 系 的 吸收 或 发 射 特定 频 
率 辐射 能 访 的 物理 量 。 分 吸收 振子 强 
度 和 发 射 振子 强 庆 .通常 昆 指 吸收 振 
于 强 庶 。 它 直接 正比 于 原子 对 特定 频 
率 辐射 的 吸收 或 发 射 几率 。 吸 收 振子 
BEL RTE RNR P, 


m5 ORE LAA 
REL = an Br ,有 式 


中 , h 是 普 朗 克 常 数 ; gAs 分 别 是 
itl. FRAN, Ha 
FF hy FFE Te) — BE RY 
E. 决定 了 多 重 线 中 各 谱 线 的 强度 
th; > 是 谱 线 的 频率 ; < 是 光速 ; m, 
是 电子 质量 ; «RRS RET. 
RRHGH HW 
light-scattering detector; ELSD it F 
溶质 的 光 散 射 性 质 的 检测 器 。 它 由 等 
ah. AR BE (RARE). 
油光 光源 和 光 检 测 器 〔〈 光 电 转换 器 } 
等 部 件 构成 。 色 谱 柱 流出 液 导 人 雾 化 
器 ,被 载 气 (压缩 空气 或 氮气 ) F 
化 成 微细 液 滴 、 液 滴 通 过 加 热 漂 移 管 
村 ， 流 动 相 中 的 深 剂 被 燕 发 掉 ， 只 留 
TEE Em). BOER RCE 
EPC, pE SR 


evaporative 


光 并 通过 光电 倍增 管 转变 成 电信 号 。 
PARESE A 4 es ee a A 
量 有 关 ， 而 与 溶质 本 身 的 物理 和 化 学 
TERI. A ELS 属 通用 型 和 质 
ARS, ESTERRI, Æ 
ATERAT Boe SE ARE ae RE, H 
ARE SRAM. ALS A 
ORE ES SA. SESE 
检测 器 相 比 ， 它 的 基线 漂移 不 党 温度 
影响 fa Bet, te) A FH 
度 洗 脱 ; 

eH evaporation curve 物质 
PR cE BY FASE AE. RA 
AEREA FEHR, BRR 
发 曲线 。 

TR distillation 利用 流体 中 种 
组 分 挥发 性 的 不 同 用 以 分 离 液 体 混 合 
MAE. HRA A OA A 
腾 ， 所 产生 燕 汽 中 含有 比 原来 液体 更 
多 的 易 挥发 组 分 ， 而 在 剩余 的 液体 中 
则 人 富有 秘史 的 难 挥发 组 分 ， 因 而 使 泥 
合 物 中 各 组 分 得 到 部 分 万 至 完全 分 
Ao MIS, EEA RR 
iH. FAB. (UEFA. AGRI. ok 
RAR. ASAD TRS. 
上 广 证 用 于 化 学 、 五 油 、 食 品 、 治 人 金 和 
原子 能 等 工业 中 。 

MEM Dt «distillation refluence 
ratio FREE, RE a RI 
BFBRERRAM, Apa ms 
Beto BET SR RE. A 
Se pa EA. MA 
RAR. BARA MR. Bit 
Pe EK) Bt Ey oe HR YE 
流 比 。 
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N, 
isl REL = g 


PAU EAE A, [ELE EL Bap A 
ASAE. 分馏 柱 的 比 表面 积 各 长 
HEL HE. JRA RA a 
las HE. 

AWEK vapour discharge lamp 
一 种 热 阴极 放 电 管 。 石英 管 内 封 有 铝 
电极 、 小 显 情 性 气体 和 分 析 元 素 , 在 
电极 上 施 各 一 定 的 电压 后 情 性 气体 开 
始 底 电 ， 使 分 析 元 素 燕 发 ， 随 着 燕 气 
IN, ea BE TC 
AUPE TI, PPAR SP IR HE 
TN. SRE A, Ate 
H. RRA SRO IE, B 
电流 密度 增 大 ， 表 现 出 明显 的 谱 线 自 
mM. 它 品 期 用 作 碱 金属 、 系 、 锋 、 
锌 、 铺 等 易 挥发 元 素 的 辐射 光源 ， 用 
于 原子 吸收 光谱 分 析 , 现在 已 很 
少 使 用 。 

燕 气 相干 扰 。” vapour-phase interfer- 
sence 由 于 气相 中 共存 组 分 的 影响 导 
致 分 析 元 素 的 解 离 、 自 由 原子 的 电离 
和 激发 的 改变 而 引起 的 干 抗 。 火 焰 中 
的 上 OH, CH, HARARE FX 
焰 自 然 成 分 之 间 的 反应 ， 喷 人 样品 对 
它们 与 火焰 气体 组 分 之 间 解 离 平衡 的 
没有 影响 ,不 会 产生 蒸气 相干 扰 。 如 
时 分 析 元 素 以 卤化 物 存 在 ， 它 容易 挥 
发 ,但 不 -~ 定 完全 解 离 ， 其 解 离 程度 
尝 漫 度 的 影响 ， 因 此 在 低温 火焰 中 其 
EPR RY. APUA wa 
A, Hmm) K, C 自 出 基 的 
WE., TAT REAL A PSP TOR AY 


BREF SCRA. ERO 


:中 比较 普遍 发 牛 的 干扰 是 电离 化 学 干 
式 中 ，A 为 回流 渡 的 摩尔 数 ; My 为 | 


Hh. TRAIT A TR E 
ROBE. KIAM RISE AEA SP. 在 火焰 
原子 化 器 中 ,激发 态 原 子 数 小 于 


| 5 和 ， 激 发 十 扰 可 以 忽略 不 计 。 


RRR cluster sampling 将 样 


” 品 总 体 中 各 单位 划分 为 若干 样品 群 ， 


再 从 各 样品 群 中 随机 抽取 整 群 样品 。 
出 如 ， 进 行 产 品 检验 ， 每 隔 4 小 时 或 
8 小 时 抽取 1 小 时 生产 的 全 部 产品 进 


. 行 检验 。 整 群 抽样 的 优点 是 抽样 方法 
| 简 使 ， 缺 点 是 抽 可 的 样本 在 总 体 中 分 


布 不 均匀 ， 代 表 性 差 。 


整体 性 质 检测 器 integral property 


: detector ”又 称 溢 流 性 能 检测 器 。 基 于 
; 柱 流出 物 ( 含 海 质 的 流动 相 }) 整体 上 的 


物理 或 化 学 性 质 的 检测 器 。 如 电导 检 
测 器 就 是 一 种 整体 性 质 检 测 器 , 它 测 
定 的 是 柱 流 出 物 整 体 的 电导 率 变 化 。 
其 他 整体 性 质 检测 器 还 有 示 差 折光 检 
测 器 、 介 电 常 数 检测 器 等 等 。 由 于 流 
动 相 本 身 也 有 响应 ,因此 易 受 环境 温 
度 、 流 动 相 流 速 等 实验 条 件 的 影响 。 
整形 脉冲 shaped pule ”射频 波 除 
了 和 矩形 脉冲 之 外 的 ,特定 的 时 域 函 数 
如 高 斯 型 . 半 高 斯 型 函数 进行 输出 幅 
度 调 制 的 脉冲 ,具有 某 种 特定 的 形状 ， 
故 称 为 整形 脉冲 或 特 形 脉冲 。 主 要 用 
于 产生 所 筑 要 的 激发 频谱 ,实现 不 同 
区 域 的 选择 性 激发 。 有 的 实验 还 需要 
对 射频 脉冲 的 相位 进行 线性 调制 。 利 
Ae TA a A 
地 摄取 二 维 谱 中 所 会 的 信息 , 困 此 可 
以 减低 多 维 NMR 实验 的 * 维 " 数 ,也 可 
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Fh inl FS FES . 
正比 计数 器 proportional counter 
一 种 检测 X 射线 能 量 总 和 的 充气 检测 


器 ,其 工作 电压 控制 在 气体 放大 因子 | 
与 外 加 电压 曲线 上 前 正比 区 内 。 正 比 ， 
计数 各 有 封闭 式 和 流 气 式 之 分 ,外 壳 | 


一 般 以 黄 铜 或 不 锈 钢 制 成 并 开 有 X 射 
线 窗口 ,内壁 呈 图 简 弄 , 圆 简 的 中 央 是 
一 根 概 细 的 金属 毕 作 为 阳极 ,金属 外 
壳 作 为 阴极 。 人 射 的 和 射线 光子 与 简 
肉 的 气体 分 子 碰 撞 ,引起 初级 电离 ,在 
外 加 电场 作用 下 ,经 气体 放大 后 ,产生 


输出 脉冲 。 正 比 计数 器 的 输出 脉冲 幅 | 
度 正比 于 初级 电离 数 % , 即 正比 于 人 i 


射 X 射 线 光子 的 能 量 。 其 特点 是 构造 
简单 ,能 量 分 辨 率 较 高 而 死 时 间 较 短 。 

正 赏 分析 区 normal analytical zone 
是 等 离子 体 焰 炬 被 人 为 划分 的 区 域 之 
一 。 等 离子 体 焰 炬 分 为 三 个 区 域 : 焰 
DE QA). ARK. BK. 
其 中 内 炊 区 就 是 正常 分 析 区 ,又 称 标 
淮 分 析 区 , 测 光 区 。 正 常 分 析 区 在 感 
应 圈 上 10 ~20mm 左右 处 , 淡 蓝 色 半 透 
AA AY FBS. He 24 476000 ~ 8000K。 试 
样 在 此 原子 化 激发 ,通常 生成 一 价 和 
二 价 离子 ,然后 发 射 很 强 的 原子 线 和 
离子 线 。 这 也 是 光谱 分 析 中 所 利用 的 
BGS ARH K 。 

IE EERE nomal Zeeman 
effect 当 原 子 的 电子 数目 为 偶数 , 且 
诸 电子 的 自 旋 方向 相反 时 ,这 时 自 旋 
重子 数 8=0,7=L(J HAR PR LH 
FF) , 故 朗 德 因子 g -t, H M, = 


M,. M, 的 取 值 为 0,+ 上 1，… 士 了 ,共有 i 


2J+1 个 取 值 。 由 量子 力学 理论 计算 


表明 ,除了 好 =0, 41 三 种 情况 之 外 ， 
M, 取 其 他 值 的 既 迁 几率 都 小 到 可 以 
忽略 不 计 。 因 此 ,每 一 条 谱 线 在 磁场 
中 分 裂 为 三 条 组 分 。 对 于 正常 塞 曼 歼 
应 ,垂直 十 磁场 与 平行 于 磁场 观察 的 
结果 昆 不 同 的 。 42H FRA a 
罕 时 ,看 到 谱 线 分 裂 为 二 个 组 分 , 均 为 
平 灿 偏振 光 , 位 十 中 和 间 的 "组 分 的 电 
向 量 的 振动 方向 平行 于 磁场 方向 ,位 
于 两 但 的 ogo’ 组 分 的 电 向 量 的 振动 方 
HBA TRS AB). ATR 
的 结果 , BR OW HR OB OY { transverse 
effect) 。 当 平行 于 磁场 观察 时 ,看 不 到 
电 和 疝 量 的 振动 方向 平行 于 磋 场 方向 的 
7 组 分 ,只 能 观察 到 电 向 时 的 振动 方 
向 简直 于 磁场 方向 的 o° 组 分 ,这 种 观 
Be SR R PRON BA 效应 longitudinal 
effect} 。 

正常 糖 耐 量 normal glucose toler- 
ance (LA SMBKIN DOHA 
3.9 ~6. lmmol - L, OAR 75g 葡萄 精 
(BLA) IG 30 ~ 60min 葡萄 杭 水 平 达 到 
高 峰 ,峰值 < i0mmol . 工 -!,3h RAK 
BBS ORE, RAM Ae A 
的 能 力 良 好 , 称 正 常 糖 耐 量 。 

IE 33% orthogonal layout; orthogonal 
table 利用 正 交 特性 所 设计 的 试验 安 
HER. CRA TAPER: CL) 
性 意 一 列 中 因素 各 水 平 的 出 现 次 数 相 
问 ;(2) 尾 意 两 列 所 构成 的 水 平 对 中 ， 
每 个 水 平 重 复出 现 次 数 相同 。 正 交 表 
各 个 符 身 的 意 祥 如 于 


列 数 
ER RAS [可 安排 的 
Sut) GED 


THR rn 
GERAM) ARK PR 
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FRE 36 AS HE A T RIE 
点 ， EHR SARAH, 试验 点 
分 布 均 衡 ， 这 种 特性 称 为 均衡 分 散 
性 ， 二 是 试验 中 各 因素 水 平壤 E 
序 有 规律 地 变化， 种 个 因素 的 各 水 平 
出 现 次 数 相同 ， 而 由 于 非 均 衡 分 散 性 


Ty REAP OK EAD fb SR At RA 
影响 相互 抵偿 ， 只 要 简单 比较 因素 各 | 


水 平 的 平 多 值得 可 以 估计 因素 各 水 平 


的 主 效应 ,这 -一 特性 称 为 整齐 可 比 | 


性 .均衡 分 散 性 与 整齐 可 比 性 在 数学 
ERA EZ. 

正 变 多 项 式 回归 ”orthogonal polyno- 
mial regression 用 正 交 款项 式 表 安排 
试验 与 回归 分 析 处 理 数据 。 它 与 用 最 
小 二 乘法 配置 欧 一 般 网 项 式 回 归 不 
同 , 其 回归 系数 的 千 计 是 相互 独立 
的 ， 若 统计 检验 某 … -因素 没 有 显著 性 


影响 ， 只 要 从 正 交 和 多项式 回归 方程 中 : 


删除 该 因素 的 同 归 系 数 项 ， 而 无 需 对 
其 他 的 加 外 系数 重新 进行 计算 ， 大 大 
HEE REA Bie Se 
数据 处 理工 作 量 。 

TE 3 a EE EGE orthogonal 
function spectrophotometry - - #p H — 
28K Ki SRR KB MHE 
PEPE RAST LE 
一 条 吸收 曲线 ， 可 将 其 波长 安排 成 
SSAA. Ff -- 个 天 元 线性 回归 方 
BRR HARE. CRS di 
线 分 解 为 天 条 不 相关 吸收 曲线 ， 找 
出 其 中 对 混合 吸收 曲线 贡献 最 大 的 
一 条 吸收 曲线 ,将 其 从 混合 组 分 吸 
收 中 分 离 出 来 ， 以 此 实现 对 待 测 组 


线 ， 优 化 分 析 测 定 条 件 、 简 化 操作 。 
JE 3 #238 quadrature phase detec- 
uon 为 上 克服 相 检 滤 不 能 辨认 射频 频 
fh 次 中 心 的 正 负 频率 信号 ， 采 用 两 
个 相位 差 为 909”{ 称 之 为 正 交 ) 的 相 
检 波 器 同时 对 . 两 边 的 信和 号 分 别 进行 
RU, HAN 两 边 的 信和 号 相位 符号 不 
间 ， 可 将 它们 组 合 起 来 进行 复 教 傅 里 
叶 变 换 检 出 真实 的 信号 ， 而 不 致 发 生 
折 司 峰 ， 这 就 是 正 奖 检 波 。 利 用 正 交 
检 波 技术 时 脉冲 中 心 频率 可 设 在 观测 
谱 的 中 心 。 与 相 敏 检 波 相 比 具有 明显 
的 优点 : 降低 了 对 射频 发 射 机 的 强度 
要 求 ， 可 沽 小 一 半 ， 功 率 可 减 小 到 原 
来 的 四 分 之 一 ; 接收 机 谱 宽 减 小 一 


P, 避免 谱 线 失真 ; 提高 澡 繁 度 v2 


人 入， 取样 速率 减 小 一 半 ， 节 省 了 数据 
信和 号 存储 空间 。 

IE HK orthorhombic system 
种 低级 晶 系 、 唱 体 所 属 点 群 的 特征 对 
称 性 是 在 互相 垂直 的 方向 上 具有 二 次 
对 称 性 〔 对 称 面 或 二 重 对 称 轴 )。 正 
效 晶 系 的 蝇 胸 参数 之 间 的 关系 为 
avbee, a=f=7=90°, HR A 
bt A i =P RFT OERE 
TAM. EZ RA Ge ay BHT 
拉 维 格 于 一 一 正 交 简单 格子 、 正 交底 
GH TF. EXOR FAE Z 
心 格子 。 

正 交 试验 设计 orihogonal design of 
experiment XPERIA., WAE 
交 表 安排 多 因素 试验 的 方法 。 用 正 交 
表 安 排 试验 的 特点 ; (1) 因素 之 间 搭 


， 配 均匀 ， 试 验 点 分 布 均衡 ， 相 对 于 全 
分 的 定量 分 析 。 该 法 能 分 辩 重 得 谱 | 


面试 验 而 言明 热 它 只 是 部 分 试验 ， 
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但 对 其 中 任何 两 因素 来 说 ， 它 又 是 其 | 
有 相同 重复 次 数 的 全 面试 验 ， 得 到 的 
试验 结果 能 基本 上 反映 全 面试 验 的 情 
BL, 但 试验 [和 作 晤 大 大 减少 了 ; (2) 
试验 中 各 因素 水 平 按 - - 定 顺 序 有 规律 | 
地 变化 ,各 个 央 素 的 各 水 平 出 现 次 数 | 
相同 ， 而 由 于 非 均 衡 分 散 性 可 能 带 来 
的 其 他 因素 对 向 考察 因素 的 影响 相 瑟 
抵偿， 只 要 简单 比较 因素 各 水 平 的 平 
均值 便 可 以 知 计 因素 各 水 平 的 主 数 | 
应， 数据 钼 理工 作 太 大 简化 ; (3)》 可 


以 考察 因素 之 问 的 交 下 效应 和 个 计 试 


验 误 差 。 正 交 试 验 设计 提高 了 分 析 测 
斌 十 作 的 效率 和 质量 ， 在 分 析 测 试 中 


| 有 广泛 的 应 用 ， 
EMF positive ion 带 有 正 电 薪 
HAF, Ma, M`, [M+H]! , 
(M+Nal* 等 。 


正切 公式 langeni formula ”在 测定 


| 晶体 结构 的 直接 法 中 ， 用 于 计算 几率 
| 其 大 的 相 角 值 的 公式 。 对 于 非 中 心 对 


称 蝇 人体， 正切 公式 的 表达 式 为 


LO erp 一 | Ener Es | sin{ Cet RR kk et ) 


etn ~ 


EF, o WAS. ee eft 
指标 。 利 用 正切 公 武 对 相 角 关系 式 
所 推导 的 结果 进行 检验 、 疾 正 ， 经 
Sik GM, OT EAE OE 
MB. SAMRAT EA T RRR 
BE NERA 

JER comectness HR a 
ERRIRE HEE., BEB 
Sims ATi KEE, KER 
SiR AA ERK, ER 
Bd ATA A AS RI E A BE rig SK 
用 准确 度 表 征 测定 中 的 系统 误差 
参见 准确 度 条 . 

正 恋 分 布 normal distribution H 
称 高 斯 分 布 . 是 法 国 数 学 家 de 
Moivre 于 1733 年 提出 的 ，H809 年 
德国 数学 家 高 斯 (C. F. Gauss) 在 
态 分 布 曲 线 ， 亦 称 高 斯 误差 定律 。 


若 贿 机 变量 是 出 为 数 众 多 相互 独立 


Leper @p OB kok dor Ear oware Icos( Gaon TO a ee t-r } 


式 中 ，e 为 相 骨 ; EO -wt i 


的 各 随机 因素 的 给 小 影响 杰 加 而 
iQ, 则 该 随机 变 基 表现 为 正 态 分 
布 。 在 分 析 测 试 中 ,测量 值 是 以 概 
率 取 值 的 随机 变量 ， 在 大 量 观测 中 
所 得 到 的 油 量 值 的 概率 分 布 遵循 正 
态 分 布 ， 其 期 望 值 为 E(x) =p, H 
EKD) =e". ERS HS 
TERN 


pix) = 


i (x -0)” 
zaf 20° } 
RA Niu): 正 态 分 布 的 概率 密 
EAH EA, KT =u 
称 , Ersu HARA, 在 *=k 
toh BATRA, H ræk, 
pz， 曲线 与 轴 所 夹 的 面积 
为 1。 可 用 jg 和 of 两 个 基本 参数 来 
表征 它 , 彤 确定 了 分 布 划 线 中 心 在 
r+ 轴 上 的 位 置 ， 表征 测定 值 的 集中 
趋势 ，o Rh MA r 轴 的 散 
布 ， 表 征 测定 值 的 离散 特性 。 给 定 
了 正 态 分 布 的 特征 参数 二 与 9, 正 
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态 分 布 就 被 完全 确定 。 它 可 用 来 估 


计 各 种 测定 值 出 现 的 概率 。 正 态 分 ， 


布 是 大 基 测 量 值 的 理论 分 布 弗 线 ， 
但 在 实用 上， 当 济 其 值 数目 大 于 30 
时 ,通常 可 用 正 恋 分 布 近似 描述 济 


量 值 和 测 基 误差 的 分 布 特 人 性。 i | 
| 数据 处 理 时 ， 车 事先 不 知道 测量 值 


凡 =0 与 = 上 时 ， 些 时 的 正 态 分 布 


称 为 标准 正 态 分布， 记 为 N(0,1)。. 


其 概率 密度 沿 数 为 
2 


I 

ots) -各 $) 
正 态 概率 纸 
per -种 依 标 准 正和 态 分 布 而 制作 的 
用 来 检验 测量 值 应 态 性 的 专用 坐标 
纸 。 横 坐标 是 等 距 刻 度 的 ， BW 
Bi, ABR RI, EH 
BAER EWE AAA 
BR, AltA MBN IEA. GE 


从 正 态 分 布 N pe?) RELA : 


*， 经 过 4 = 变换 后 ， 苯 从 标准 
正 态 分 布 N(0,1) ， 其 累积 概率 
Pe a 加 exp{ ~) 
由 标准 正 态 分 布 表 知道 ， 当 4 =0， 
way, P=0.5; w= -1, x, = 
fog, P = 0.1387; w=1, x = 
+o, P=0.8413. A, Hi 
$RP =0, 5 P Af A R BR AE ER BY LAS By 
FEE S u 值 ， ARP 
0. 1587 of P =0. 8413 FTHM AI E 
标 得 到 jy -gg 利 jy +o A, ARRA 
特征 参数 9 tE. 
正 访 性 检验 normality test 
组 测量 值 是 否 共 有 正 态 分 布 特性 所 


对 一 | 


进行 的 检验 ,许多 统计 检验 方法 都 
是 建立 在 测量 俏 尊 从 正 态 分 布 的 基 
人 而 上 ,但 在 有 些 情况 下 ， 如 被 测定 


| 量 什 分 布 范围 特别 宽 或 含量 特别 低 


CHEMIE OT), WARE 
总 是 遵从 正 态 分 布 。 因 此 ， 在 进行 


的 分 布 类 型 ， 壳 先 对 测量 值 进行 正 
态 性 检验 。 检 验 的 方法 有 : 正 态 概 


， 率 纸 法 ; BOR RRP RR E 
| 瑚 于 翌 本 容量 3<za<50 的 场合 ; y 
normal probability pa- ; 


检验 法 ,适用 于 样本 容量 m>350 的 
场合 ; 偏 度 - 峰 度 检 验 法 、 适 用 于 样 
本 容量 7 了 <n<5000 的 场合 ; 柯 尔 
商 哥 洛 去 检验 法 与 维 斯 捷 利 乌 斯 怖 
ERA, Rida FARA MBA 
样本 的 检验 。 当 样本 容量 m<10 时 ， 
各 种 检验 方法 的 效果 都 不 
够 理想 。 

正 相 关 position correlation 在 坷 
妇 与 相关 分 析 中 ， 因 变量 值 随 自 变 
HABEAK (Rh) MAK OR 
小 ) 的 现象 。 这 时 表示 相关 程度 的 
相关 系数 为 正 值 。 

EBS RE HE nomal 
phase Ingh performance liquid chroma- 
tography; NP-HPLC 是 由 含 极 性 有 
机 基 团 的 国定 相 和 非 极 性 (或 赐 极 
性 ) 溶 放流 动 相 所 组 成 的 色谱 体 
系 。 其 代表 性 的 固定 相 是 硅胶 或 改 
性 硅胶 ,代表 性 药流 动 相 是 正己 
Se. AA RRR AB ES SR 
这 种 体系 。 

正 相 离子 对 色 江 法 
ion-pair chromatography 


normal phase 
使 被 测 离子 
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与 离子 对 试剂 结合 生成 中 性 的 离子 
对 化 台 物 后 ， 采 用 正 相 分 配色 赠 的 
模式 进行 分 离 的 离子 对 色谱 方法 - 
实际 应 用 中 , 正 相 体系 采用 
得 较 少 、 

正 相 毛细 管 电 色 谱 positive capil- 
jary electrokinetic chromatography 要 
撕 固 定 相 和 语 体 流动 相 相 对 慨 性 的 
差别 、 毛 细 管 电 色谱 可 分 为 正 相 毛 
细 管 电 色 谱 和 反 相 毛细 管 电 色 谱 . 
当 轿 定 相 的 棋 性 大于 流动 相 的 极 性 
时 ， 称 为 正 向 毛细 管 电 色 谱 。 

SPM ER AB TE supported bilay- 
er lipid membrane #4] FA EAB a T Hi 
极 性 端 与 支撑 载体 表面 之 间 的 特殊 
由 互 作用 以 及 克 脂 分 子 之 间 的 醉 水 
相互 作用 在 载体 表 画 形成 的 双 层 磷 
ABR FPR ERR A. 
稳定 性 大 大 提高 - 

SM supporting electrolyte 
C1) 一 个 电解 质 溶液， 它 的 成 分 在 
所 研究 的 电位 范围 内 ,是 非 电 活性 
BA), 因此 有 时 也 称 为 惰性 电解 质 ， 
ERA Toe BT ig nA TI AE Ne 
TEER IRM (2) 存在 于 上 述 
溶液 中 的 溶质 ; 在 电化 学 实验 中 ， 
支持 电解 质 主要 是 用 来 消除 迁移 电 
流 的 影响 。 

织 构 texture & We Af ORO 
KARR EAS. SAMS ORR 
HR) Bh SEH (MH) 
组 成 的 ， 如 果 这 些 品 粒 的 空间 取向 
RAM, MRE ARH 


观 性 能 就 应 该 是 各 向 同性 的 。 然 | 
Ti, 一 般 多 唱 材 料 经 过 扎 制 、 拉 | 5 大 类 。 


H, HE., 拔丝 等 形变 过 程 后 ,各 
aa PE AY SS PY BR fey Se MY Ae BE ee BD fat 
PE, FEO R H Z EE BE St BL A w 
FE. EE, RAE mH PE 
SH Hr, EH 

Rese HT texture analysis L4 X Ht 
ERR ERS E ALPE AP a RA, 
取 府 的 分 析 方 法 。 多 晶 材 料 中 更 粒 的 
择优 取向 现象 叫做 织 构 ， 织 构 导 致 材 
料 的 宏观 性 能 呈现 各 向 异性 金属 材 
料 中 出 现 织 构 不 但 影响 其 力学 性 能 ， 
而且 其 磁性 、 导 热 性 也 都 有 相 岂 的 恋 
化 ， 所 以 有 时 能 够 利用 织 构 为 材料 带 
来 一 些 特殊 的 性 能 。 利 用 配 有 专用 附 
FM SATs A, FER 
在 空间 不 同方 向 上 的 强度 ， 就 能 确定 
样 咏 的 织 构 。-… 般 用 棋 图 、 反 极 图 或 
晶 粒 取向 分 布 函 数 等 手段 定 景 地 表示 
被 测 样品 的 织 椅 ， 

脂 类 的 扣 仿 -甲醇 提取 法 extract of 
esters by chleroform-methanol  -- 4f X1 
定 结合 态 脂 类 含量 的 方法 。 将 样品 与 
所 以 - 甲 租 ( 体 积 比 =2: 1) 混 合 溶 液 ， 
形成 水 /甲醇 : 氮 仿 三 元 抽取 体系 ,在 
水 浴 上 加热 65°C 回流 lh ,使 结合 态 的 
章 变 成 游离 态 脂 ,并 可 提取 出 砍 腊 , 滤 
液 经 燕 发 除去 溶剂 后 得 脂肪 含量 ,此 
方法 适用 于 碰 脂 含量 高 的 样品 。 

MEME lipid dilayer ”为 生物 膜 
MRA, HAMMER Be eA 
R, Pel AK. ARR A 
SHEE. ALAR A ay 
RAL, HHA SARE. BERR HH 
fa. RRR. HE A OS 
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一 种 人 人 工 制造 


HEIR GE liposome 


HAA De eRe, TE 


生物 膜 研究 模型 和 生物 的 分 子 与 药物 


的 运载 体 ， 脂 质 体 接 性 质 分 为 两 类 ， ! 
一 类 称 为 普通 脂 质 扩 (conventional li- ' 


pasomesy ， 在 体内 行为 难以 控制 ， 其 
作用 无 特 伴 性 ， 应 用 受 限 制 ; 另 一 类 
为 构象 稳定 脂 质 体 (sterically stabilit- 
ed liposomes) ， 它 同 核酸 和 细胞 膜 有 
高 的 反应 性 卫 被 免疫 系统 识别 提取 的 
机 会 较 少 ， 故 用 于 基因 治疗 和 肿瘤 治 
AER. MATIE A li- 


pofectin 和 和 lipofectamine) W A Æ | 


DNA， 并 且 和 在 体外 转 染 细胞 药 效 率 比 
一 般 的 脂 质 体 可 提高 儿 个 数量 级 ， 故 
被 广泛 用 于 转 染 。 

脂 质 体 恬 光 liposome luminescence 
不 饱和 脂肪 酸 的 自 氧 化 ， 使 脂 质 体 膜 
产生 自发 的 超 微 器 发 光 的 现象 称 为 脂 
质 体 发 光 。 脂 质 体 由 卵 脂 等 不 饱和 脂 
肪 酸 所 组 成 。 若 将 会 有 细胞 色素 上 的 
过 氧化 得 加 入 到 脂 质 体 菇 浮 液 中 以 可 
速 膜 的 氧化 ， 则 可 以 明显 地 增强 发 
Jt. SPR BCR A AUR 
脂肪 酸 的 不 饱和 度 而 异 。 

MAB histogram -P EREE 
示 数 据 统计 分 布 特性 的 图 示 方 法 。 将 
一 组 总 数 为 上 依 数值 大 小 顺序 排列 的 


WEH, JE .- 定 组 亚 细 分 为 让 =1.S2 | 


(mn -1) 汉 组 ， 以 出 现在 各 组 内 的 测量 
值 的 数目 〈 即 频数 ) 或 其 与 测量 值 总 
数 之 比 〈 即 相对 频数 和 频率 ) WIE 


标 ， 以 分 组 的 边界 倡 为 构 坐 标 画 成 的 ， 


HERDER., MARAME. M 
ABS th AP, AHAB A 


坐标 者 ， 称 为 相对 频数 或 频率 分 布 直 
方 图 。 频 数 分 布 直方 图 各 组 频数 之 和 和 
等 于 测量 值 的 总 数 ， 相 对 频数 或 频率 
直方 图 各 组 相对 频数 或 频率 之 和 为 1。 
用 线段 连接 频数 或 相对 频数 直方 图 各 
矩形 上 方 的 中 点 得 到 的 曲线 ， 相 应 地 
称 为 频数 和 相对 频数 曲线 。 当 测量 值 
的 数 日 足够 多 ， 分 组 的 组 距 极 小 ， 频 
FERMETTE (MRR), 


。 频数 和 相对 频数 曲线 变 成 平滑 的 曲 


线 ， 所 得 到 的 平滑 曲线 分 别称 为 频数 
和 频率 分 布 曲 线 。 

直接 测量 法 direct method of meas- 
urement 不必 测 量 与 被 测 革 有 联 数 基 
系 的 其 他 晤 ,而 能 直接 得 到 被 测 其 的 
HAHAA. fia, AOE ee 
物体 质量 ， 在 滴定 分 析 中 用 滴定 管 测 


| 量 滴定 所 消耗 的 滴定 剂 的 容积 。 根 据 
| 计量 器 其 的 示 值 通过 查 对 图 表 以 确定 


被 测量 值 的 测量 ， 亦 属于 直接 测量 .。 
如 用 pH (RE POS BE, 
根据 测 得 的 pH A, ER RP 
扭 离子 浓度 仍 民 于 直接 测量 。 

直接 插入 固体 进 样 direetly inter- 
jected sample introduction ”将 固体 样品 
RA MEM (ARS RM), 
直接 插入 ICP UL, AA ICP EE 
进行 蒸发 气 化 。 其 优点 是 可 分 析 粉 末 
Hin; 据点 是 进 样 装 置 复杂 ， 影 响 光 
源 稳定 性 。 

直接 法 direct method ”晶体 缚 构 测 
定 中 厂 解 相 钊 癌 题 的 一 种 重要 方法 。 
依据 下 列 电子 密度 分 布 的 特性 ， 作 为 
处 理 问题 的 出 发 点 : (1) 草 胞 中 任何 
一 处 的 电子 密度 都 不 应 为 负 值 ; (2) 


838 zhi # 


每 个 原子 的 电 了 集中 分 布 在 原子 核 周 
FA 100pm 的 半径 范围 内 ; (3) 电子 密 


度 分 立地 分 布 ， TEAR., ARR | 
学 统计 方法 和 有 关 的 公式 ， 将 隐 含 在 : 


结构 振幅 中 的 相 角 信息 控 据 出 来 。 栈 
着 计算 机 技术 的 发 速 发 展 ， 这 种 方法 


已 经 成 为 当前 测定 小 分 子 晶 体 结 构 的 | 


ERATE. 
BRM 
combustion ”用 直立 电极 进 样 时 常用 
的 燕 发 铂 发 方法 。 RAPA, E 
电极 为 锥 形 ， 下 电极 为 标 形 。 试 样 经 
简单 处 理 后 ， 装 人 石墨 电极 杯 筷 ， 然 
Fa FRE 
KERFA directly chemical 
combination 将 电极 表面 先 经 过 化 学 
处 理 或 峰 饰 ， 然 后 将 生物 功能 物质 以 
共 价 、 离 子 或 配 位 等 方式 结合 固定 于 
电极 表面 而 制 成 传感器 的 方法 。 
BRE SRF direct chemical i- 
onization GC-MS 直接 进 样 中 ， 常 规 
是 样品 需 首先 挥发 ,然后 经 电子 变 击 
或 化 学 离子 化 进行 质量 分 析 ， 不 适合 
用 于 热 不 稳定 性 样 叫 的 分 析 。 经 过 疏 
EAD ALBERS FORE i ARR ER 
子 东 处 ， 可 避免 常规 直接 进 样 杆 的 样 
品 蒸 发 过 程 ， 此 了 时， 如 用 化 党 离子 
化 。 贿 产生 的 试剂 气 离子 撞击 进 样 杆 
项 端的 样品 ， 使 之 解吸 和 离子 化 ， 这 
种 方法 亲 用 于 难 挥 发 、 热 不 稳定 样品 
的 分 析 ， 称 直接 化 学 离子 化 。 
直接 油光 在 柱 吸收 检 油 on-eoturmn 
direct laser detection PRICE RHEE 
细 管 电泳 检测 的 光源 ， 进 行 在 柱 吸 收 
检测 。 


methed of direct art: | 


BRR Aas direct antiglob- 
ulin test 在 体内 已 结合 了 抗体 的 红 细 
NBER Ua. FREE A m 
TRM, AE BE a A F 
休 内 被 不 完全 抗体 所 包 被 。 有 两 种 可 
能 , 一 是 胎儿 有 核 红 细胞 增多 症 ， 其 
红细胞 己 被 母亲 的 抗体 所 包 被 ; 二 是 
自身 免疫 性 溶血 性 贫血 ， 自 身 搞 体 已 
RBS ZL RRL 。 

直接 免疫 荣光 技术 direct immu- 
neo-fluorescence technology 3 $236 
屏 技术 分 为 直接 法 和 间接 法 和 补体 法 
3 种。 直接 免疫 葛 光 是 荧光 抗体 技术 
最 简单 和 最 基本 的 方法 。 注 加 荧光 抗 
KF RRA EL. 经 上 反应 后 在 显微镜 
下 观察 。 若 有 相应 的 抗 康 存在 ， 妈 与 
RAR Ices. TEP a 
ASR RES. ER 
点 是 特异 性 商 ， 受 非特 异 获 光 干扰 
少 。 缺 点 是 每 检查 一 种 抗原 ， 必 须 制 
摆 与 其 相应 的 特异 性 荧光 素 标 记 抗 
体 ， 且 灵敏 度 较 低 。 

直接 喷 信 式 燃 烧 器 directly jet 
combustor REMEE. KIA 
发 射 光度 法 燃烧 器 中 的 一 种 ， 由 两 个 
同心 符 组 成 ， 燃 气 和 助 顽 气 分 别 从 这 
FAT FAL SPEAR CLP OR BB), 
BRS AG BOHR ASE Hs bE EA HR 
会 ， 因 起 产 生 了 显著 的 声学 和 光学 的 
扰动 。 由 于 助燃 气 在 喷嘴 外 的 压 隆 ， 
ARB PER HEAR 
WEE ARRAS, FO RESALE AK 
H. COE Be EHER 
keer, PK AA A E 
莉 低 、 安 全 、 不 可 能 发 生 回 火 等 。 
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oS we 


Hit ETY 


HW integral spectroscopy 在 俄 
SLT REI. CREA AR ka FA 
EAB, MURERE HEN (E) 为 
BA AE PRAT HREK a TBE Bo Fp ER o E 
接 谱 ， 也 称 积 分 庶 。 和 直接 谱 的 缺点 在 
FERRETERIA FS 
RSE THiS: 其 优点 
RR I  Mb eae fe RS 
E. PLES RS AAR 
息 提 取出 来 : 对 于 现代 俄 歌 电子 能 谱 
入 .由 于 采用 计算 机 系统 ， 一 般 采 集 
直接 谱 。 

直接 洪 片 检查 direct antigebulin 
test 在 清洁 的 玻 片 上 加 上 等 滩 水 ， 
He Bes TER LE ee 
片 直接 在 总 微 镜 下 检查 ， 称 为 直接 湿 
片 检查 。 如 检测 皮 悄 、 头 发 等 有 无 真 
BN, BR RRA, m— 
WE 10% HAL, RUE eA 
效 上 盖 玻 片 后 即 可 直接 在 显微镜 
下 观察 。 

直接 蓉 光 法 direct fluorescence 
method RRR ENDET RE 
HE, 便 可 以 通过 测定 含 该 物质 稀 溶液 
的 荧光 强度， 利用 菊 光 定量 关系 式 可 
以 直接 测定 其 浓度 ， 这 种 方法 称 为 直 


接 荧 光 法 。 如 果 待 测 物 本 身 无 荧光 ， 
则 需要 采用 间接 荣光 法 或 对 待 测 物 进 


| 行 荧光 往生 后 进行 测定 。 


BRR direct distillation meth- 


”od ARE ERE OR AE ANDE, 


(FREE AAR EP. HARE 
RRP. SRG PHE 


| ASEH aR, ABeSe tra ao Seca 


Wi, Hite, A 
定 结果 计算 土壤 中 的 锐 态 氮 含 量 。 方 
法 操作 较 简 便 ， 能 克服 许多 干扰 因素 
‘如 强 还 原 性 水 稻 水 )， 测 定 结果 较 
好 ， 由 于 氧化 镁 是 弱 碱 ， 对 篇 单 的 有 
PARAS ok ER. GAT 
忽略 不 计 。 

直立 电极 法 “method of upright elec- 
trode 发 射 光谱 分 析 进 样 技术 之 一 ， 
以 试 样 直 接 作为 电极 ， 分 为 上 、 下 垂 
直 两 电极 。 弧 光 - 火 花 光 源 经 常 采 用 直 
立 电极 进 样 方式 。 电 极 的 币 作 包括 装 
Pak. AK. RE. THEAS 
属 直 立 电极 法 等 。 

直流 等 商 子 体 自 激 皖 荡 发 生 朵 di- 
rect current plasma self oscilistor gf 
FELD. GAS as A al (BR = BRAD 
组 成 ， 是 直流 等 离子 体 光 源 的 一 个 组 
成 部 分 ， 用 来 引 燃 等 离子 体 。 它 的 工 
作 基 础 是 由 电感 和 电容 并 联 组 成 的 振 
ER. Pee el Be ay eo So tE 
HEL EL Be AS BB A SE Be i 
路 如 达到 输出 所 要 求 的 功率 还 须 经 过 
功率 放大 。 

直流 等 离子 灼 direct current plasma 
souree ”是 等 离子 体 光 源 中 最 早 用 于 
光谱 分 析 的 -- 种 。 它 是 直流 电源 供电 
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MERTA TE, PEA A eh 
T. AR BAS LARA AMR, 
下 部 棒状 为 阳极 . AP AL ae a) 
向 进入 经 阴 微 中 心 转 出 ， 在 室内 产生 
直流 放电 ， 加 热气 气 形成 等 离子 体 由 
上 口 喷 出 形成 喷 焙 。 试 样 由 阳极 中 心 


TURA. h PEAME SIRERE | 
SURM, ATILAR, -B 


温度 可 达 8000 ~ 10000K.,, 

直流 电弧 光源 direct current arc 
light source 光谱 分 析 中 常用 的 激发 
He. AHAM EEA HERE 
EERE PA R ER AR EA 
的 光源 。 其 发 生 器 通常 由 整流 线路 、 
PO SEER AD S| BRR PEA A ECHL AL 
SARA RPL T E: 一 -种 是 接 通 电源 


后 , 使 上 下 电极 接触 短路 引 燃 ; 另 | 


种 是 高 频 引 燃 。 供 电 电压 为 220 ~ 
380Y， 电 流 为 5 ~ 30A。 直 流 电 弧 由 弧 
LOR. ARA, RAR. M 
极 斑点 温度 商 ， 可 达 4000K, BH a BE 
ARRI, PIi 3000Kk， 电 疾 温 度 约 
为 4000 ~ 7000K。 丰 流 电 弧 的 优点 是 
设备 简单 ， 由 于 持续 放电 电极 头 温度 
A. WARJE., 绝对 灵敏 度 高 ， 适 
用 于 定性 分 析 和 难 熔 元 素 的 定量 分 


Bi. RRR M PRE. BE. A 


KEREK. MERR, ERAF 
较 严 重 。 

直流 极 谱 法 direct current polarog- 
raphy ”由 滴 示 电极 【每 滴 3 -7s) A 
参 比 电极 组 成 的 电解 池 ， 以 缓慢 线性 


AME (0.1~0.2V- min) 的 直流 电 | 


还 通过 电位 计 如 于 电解 池上 ， 由 灵敏 
检 流 计 记 录 其 电解 电流 。 直 流 极 谱 法 


WASSER biti Sie 
FAL CEL. R107 ~ 
10 -mol + Lo", MARBRI E 
位 至 少 相差 100my 才能 分 开 。 

直 跃 线 原 子 荣 光 direct-line atomic 
fluorescence ”上 原子 由 基态 激发 到 较 
MR AAG. HIN ERIE FERIA 
THERA- BRAS. EB ae HE 
所 圾 收 的 辐射 波长 长 的 荧光 ， 称 为 直 
BER I FIC. 

植物 分 析 plant analysis AAA 
营养 诊断 和 组 织 分 析 。 末 和 集 不 同 生长 
期 某 部 位 的 组 织 或 植株 、 测定 植物 营 
FILER MS Bao HA, fo 
括 测定 硝 态 氮 、 和 锐 态 氮 、 无 机 碰 等 , 
测定 作物 从 土壤 和 肥料 吸收 各 营养 元 
素 的 量 和 苑 肥效 应 ， 判 断 作物 体内 的 
FA AR. 找 出 营养 元 素 的 诊断 指 
标 ， 为 确定 施肥 时 间 和 用 量 提 供 依 
E. 植物 分 析 也 是 农产品 唱 质 检 
定 项 目 。 

植物 品质 测定 duality determination 
of plant 对 农作物 及 果蔬 类 收获 物 等 
样 部 中 的 有 机 营养 成 分 进行 定量 分 析 
的 过 程 。 这 里 说 的 植物 品质 调 定 ， 妈 
指 营养 品质 而 言 ， 包 括 糖 类 、 蛋 白 
质 、 脂 肪 、 氮 基 酸 、 维 生 素 等 含量 。 
在 人 们 的 膳食 中 ， 有 80% 左右 的 热能 
和 邱 旬 左右 的 蛋白 质 是 由 粮食 供给 
HI, EII B 族 维 生 素 及 矿物 质 也 占 
有 较 大 的 比重 。 油 料 作 物 为 人 类 提供 
W% ERREA HEE g. RE m 
FARE Gn i LE ABA a RE A 


, 肪 酸 组 成 作为 营养 品质 的 主要 指标 。 


水 困 各 蔬菜 除 了 含有 丰富 的 糖 类 、 有 
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机 酸 、 WRAL LA Sb, A A RR 
Hea. 氨基 酸 等 ， 因 此 ， 对 
作物 产品 进行 总 质 分 拆 十 分 重要 。 
植物 叶绿素 测定 ”determination of 
chlorophyll in plant ”叶绿素 有 和 名 种 形 
态 ， 通 常 分 析 叶 绿 素 的 总 晤 、 叶 绿 素 
a, HRE baH. 有 破坏 性 测定 
和 非 破 坏 性 测定 两 种 方式 。 礁 坏 性 测 
定 需 从 植株 上 摘 下 叶片 然后 研磨 提 取 
RE., FAAM +k RREA 
1) BOF Hl Ae Bat Se HE, E 663mm, 
64Snm HEE PF ot Ht BE ae OPER 
Rae. TACT SEE A 
定 ， 是 利用 叶片 在 波长 760nm CA} 
ab — Muh, EI E 750mm (4,) 
的 峰 底 为 参 比 波长 ， 可 用 双 波 长 法 测 


EEA- 


定 叶绿素 的 食量。 测定 活体 叶片 中 时 | 
绿 素 含 量 的 测定 仪 就 是 基于 上 述 原 理 


制 成 的 。 

植物 营养 元 素 的 测定 determination 
of nutrient elements 对 和 植物、 土壤 和 和 
肥料 等 样品 中 的 矿质 萌 养 元 素 进 行 的 
定量 分 析 的 过 程 . 植物 为 其 生长 发 育 
需要 ， 从 环境 吸收 特质， 这 些 物质 称 
为 营养 元 素 ， 包 括 大 量 元 素 C、 开 
0., N, FP, K, Ca, Mg, 5 和 微量 元 
% Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, H 
it 16 种 必需 元 素 ， 此 外 , 还 有 一 些 
元 素 只 是 某 些 特定 植物 需要 的 有 益 元 
素 ， 如 Co、Si 等 。 它 们 是 土壤 与 农业 
化 党 分 析 的 常规 分 析 项 目 ， 龙 其 是 N、 
PL KK SS PAM, 

RËRE paper chromatography 
是 指 以 含有 吸附 水 分 的 色谱 纸 为 固定 


TERE ARMEA), D KARE 
的 有 机 溶剂 为 流动 相 的 色谱 方法 。 样 

品 以 斑点 的 形式 点 在 纸 的 一 端 ， 然 后 
在 密闭 的 本 中 用 适 宣 洲 剂 进行 展开， 
由 于 各 组 分 被 溶剂 载 带 移动 的 臣 离 不 
同 而 得 到 互相 分 离 的 斑点 ， 纸 色谱 法 
的 分 离 机 理 主 要 属于 分 本 色谱。 对 展 
开 后 的 色谱 斑点 用 显 色 或 其 他 适 宝 方 
法 确定 其 位置 和 大 小 ， 凡 进行 定性 和 


指标 化 ”indexing 对 所 记录 的 衍射 
谱 图 中 每 一 条 衍射 给 出 衍射 指标 的 过 
E. 因为 晶体 的 街 射 图 谱 给 出 了 在 特 
定 的 波长 下 一 个 完整 的 入 射 空 间 ， 所 
以 ， 通 过 对 衍射 的 指标 化 。 可 以 确定 
晶 胞 参数 ， 布 拉 维 格 子 ， 晶 体 点 阵 中 
可 能 存在 的 对 称 元 素 及 其 组 合 ， 以 及 
对 称 元 素 的 平移 操作 特征 ， 从 而 确定 
aR. BTA BE CAT 
EF) 。 

指导 性 限量 guideline level; GL 
当 一 种 农药 尚未 制定 出 每 日 允许 摄 人 
量 ， 或 仅 设 定 了 暂 定 的 每 日 多 许 摄 人 
量 ， 经 过 撤 照 息 好 规范 而 设 定 的 这 类 
农药 在 商品 中 残留 的 量 大 法 麻 。 为 行 
政 部 门 所 推荐 或 作为 法 定 限量 使 用 ， 
单位 为 mg - kg '。 

指示 剂 indicators ”分析 中 用 于 描 
示 滴 定 签 点 的 试剂 ， 它 在 滴定 反应 的 
化 学 计量 点 附近 产生 能 敏锐 觉察 到 的 
颜色 或 沉淀 等 变化 ， 从 而 指示 滴定 终 
点 的 到 达 。 依 据 注定 反应 的 类 别 不 
el, 可 分 为 酸 碱 指示 剂 、 金属 指示 
A. 氧化 和 还原 指示 剂 和 这 省 滴定 


H 《或 使 用 浸 帝 甲 酰胺 、 缓 冲 液 等 改 | em 
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指示 剂 变 色 点 indicator transition 
point 容量 滴定 法 中 ,将 具有 两 种 明 
显 不 同 颜 芭 的 指示 剂型 体 浓度 相等 ， 
滴定 体系 旦 项 这 凑 种 颜色 的 混合 色 时 
的 对 应 测 攻 点 称 为 指示 剂 变色 点 、 例 
an, a A 

Hini Af )=—+H* + (Zf) 

[H+] e] n] K 
Ke Tam] ated in 
iin] h B . 
Pain] “1 时 ，PH = pK, WER 
基 现 甲 、 乙 两 种 色 的 混合 色 ， 此 时 的 
PH 称 该 酸 厌 指示 州 的 蛙 论 变色 点 。 
对 配 位 滴定 指示 剂 
Min( H ff )——M + In( 2.44) 

ro Min! 
Ma [M] [In'] 
le Ky, = PM +g “ed 

5 [MIn] = [In] 时, ER 
P, 2A MRA, tek. = 
PM ， 此 时 的 pM 称 该 配 位 滴定 指示 剂 


的 理论 变色 点 。 由 于 kK 将 随 溶液 
PH 而 变 ， 故 配 位 滴定 指示 剂 的 变色 
点 不 像 酿 碱 指示 剂 的 变色 点 那样 ， 有 
一 个 确定 不 变 的 变色 点 。 

指数 滤波 exponential filter 数据 
处 理 中 数字 滤波 的 一 种 方法 。 一 般 只 
应 用 于 一 维 NMR 实验 中 ， 它 是 将 指 
数 函 数 与 自由 感应 衰减 (FIP) 信号 
ABE, B&F 后 得 到 频谱 图 。 若 乘 
BY ETE FSX HS EE, HRE 


K 


ER, ARRMARRE: 若 乘 负 指数 | 


函数 ， 则 衰减 变 快 ， 分 辩 率 下 降 ， 灵 
第 度 却 增加 . 


指数 生长 期 exponential growth 在 
BBL, SAAR RY 
时 期 ，- -BRAJLE BE SL fo 
SUSUR TS. WASNT TK, Æ 
KERR. PER hs a A fe R Be 
形态 、 胜利 特 征 比 较 一 致 ， 通 常 在 生 


产 上 作为 种 子 菌 ， 实 验 室 多 采用 指数 


齐 细菌 作 为 实验 材料 。 
指数 式 流动 ”exponential flow 在 所 
谱 分 析 中 ， 若 进 样 速度 比较 慢 , 样品 
在 进入 色谱 柱 进口 端 时 不 断 被 流动 相 
所 稀释 ， 其 浓度 随时 间 呈 指数 式 下 
降 ， 直 至 浓度 为 零 。 样 品 的 这 种 流动 
万 式 使 初始 谱 带 的 宽度 加 宽 ， 不 利于 
组 分 之 间 的 分 高 . 

指纹 区 fingerprint region 


所 有 的 


i 单 键 的 伸缩 振动 频率 和 骨架 振动 频 


率 ， 部 分 合 握 基 团 的 -~- 些 弯曲 振动 和 
一 些 含 重 原子 的 双 链 的 伸缩 振动 频率 
都 位 于 90 ~ 1300em* Zi], RH 
取代 而 产生 的 吸收 谱 带 位 于 650 - 
910cm | fa], Æ 650 ~ 13000m -区域 
的 吸收 峰 上 反映 了 大 多 数 有 机 化 合 物 分 
子 的 具体 特征 ， 犹 如 人 的 指纹 ， 称 为 
指 绞 区 。 指 统 区 可 以 用 来 鉴别 未 知 化 
合 物 。 

制备 色 谢 ”preparatire chromatogra- 
phy 指 以 获得 一 定量 某 种 【或 基 
类 ) 物质 纯 样 品 为 目的 的 液 相 色谱 
方法 。 根 据 制 备 量 的 大 小 选择 适当 的 
ERR CHER GT. Wi ati E 
等 )。 实 验 室 规 模 {毫克 至 克 级 ) 的 
制备 道 常 采 用 内 径 20 -30mm 的 制备 
t, BES AH FLEK LUE 20 ~ 30ml + 
min“。 通 常 是 先 用 简单 的 分 离 方 法 
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{ 如 溶剂 茶 取 ) 进行 初步 分 离 纯化 后 
再 采用 制备 色谱 进一步 分 离 纯 化 . 
BAER 


preparative chromato- 


graph 利用 液 相 名 谱 技术 的 高 分 离 . 


Be FB i ae PEE MAS A a ha 
Beem. 它 与 分 析 
型 液 相 色谱 仪 的 关 别 在 于 大 流 重 和 柱 
ROA, MEAE BS Rir. Be 
AIM a Oe EA ABE Rf E 


25mm HIA 500mm EK, Aa . 
BON 50 ~ 250m .min-', 一 次 进 样 | 


量 可 达 10 ~ 15mg 溶质 。 制 备 色谱 被 
广泛 用 于 生物 医药 领域 。 
制备 柱 用 于 


preparation column 


WRAY HS el Se SR a : 
E. HER 十 比分 析 型 色谱 柱 大 得 
£, 通常 内 径 为 10 - 200m, HK | 


50 ~ 100em. 
质 荷 比 mass-tio-charge ratio; m/z 
离子 的 质量 数 (m) 与 所 带电 荷 数 
(2) 的 比值 ， 用 mz Ra, SRSA 
带 的 电荷 数 为 1 时 ，mz HARRYT 
EAH mass thickness image 
Fl FE P I E EE ERE 
图 像 上 对 应 区 域 光 强度 的 变化 所 得 到 
RER. ERARE RR, Ame 
属 或 污 机 材料 的 表面 复 型 ， 微 小 物体 
或 颗粒 ， 生 物 组 织 超 注 切 片 或 还 流 蚀 
刻 的 复 型 ， 样 品 中 质量 厚度 大 的 区 域 
对 人 射电 子 散射 强 ， 致 使 通过 物镜 光 
盖 孔 参与 成 像 的 电子 减少 ， 相 应 在 荧 
光 屏 或 底 并 上 形成 较量 的 区 域 。 它 可 
LAB AE i 
金 相 组 织 、 断 口 分 析 和 生物 组 织 的 研 


区 的 形 狐 特征 ， 适 用 于 | 


上 


A. Cem AADIL SR, PE 
SEPRRE MRE, THRA 
ARATE 

me plasmid 存在 于 多 数 网 菌 
和 某 些 真 核 生 物 染 色 体 外 的 双 链 、 闭 
SOR DNA 分 子 。 通 常 质粒 并 不 是 它 
的 宿主 细胞 所 必须 的 。 然 而 ， 许 多 质 
粒 含有 在 特定 环境 下 所 必须 其 备 的 基 
PY APA RHEA). 质粒 的 
大 小 范围 从 Tkb 天 200kb HERH. 
BERS BART is tA 
制 ， 但 它们 也 有 自身 的 基因 以 控制 台 
成 时 限 和 每 个 细胞 的 质 粹 找 风 数 。 质 
粒 在 “ 严 紧 型 控制 ”下 的 复制 与 宿 
主 的 复制 联系 在 一 起 ， 这 种 质粒 在 每 
个 细胞 且 有 一 个 或 几 个 拷贝， 处 于 
“松弛 型 控制 ”下 的 质粒 的 挡 员 数 为 
10 -200i ifs FRA MH it 
(ORS RAH), 这 种 质粒 在 每 
个 细胞 中 的 挡 册 数 能 增 至 数 千 个 。 在 
自然 条 件 下 . 很 多 质粒 都 可 以 通过 一 
种 称 为 细菌 结合 的 作用 转移 到 新 宿主 
内 ， 形 成 项 烷 载 位。 在 医学 上 和 科研 
+H, 也 广泛 应 用 质粒 载体 。 

质量 保证 quality assurance; QA 
Ate AM Ph 、 过 程 或 服务 
质量 能 满足 规定 的 质量 要 求 所 必需 的 
有 计划 有 系统 的 全 部 活动 。 是 整个 质 
量 管 理 的 一 部 分 。 

质量 标尺 ”mass scale 站 质谱 数 
GRETA PERS RRB 
转换 为 离子 质量 ,需要 有 一 个 质量 
标尺 。 这 个 标尺 通常 是 用 参考 化 合 
物 的 已 知 质量 谱 峰 和 它 所 对 应 的 扫 
WEE (或 磁场 强度 ) 建立 的 关 
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Ath A. FEM AR iE A H 


RY, AE ADE ee AR Me ej 


At Ae ATT TAR CR ae By oe HE) 


HAHA MTA TRS | 
Rift. ik-- RE RE RE 
”在 磁场 和 静电 场 之 闻 的 无 场 区 发 生 亚 


中 由 计算 机 控制 月 动 完成 的 。 


质量 范围 nass range = fit EAE 
WERA tt Bl op PA, 
位 为 Da 或 u. 


RBS RE mass resolution 质 潍 
{XT oy Be A SS SA ak aE A A KA 


R= TEE h, M 为 中 分 辨 的 两 个 


SSDP RU, AM 为 本 分 辩 的 两 个 


峰 的 质量 差 。 实 际 上 ， 两 个 离子 峰 训 


以 有 一 定 重 亚 、 作 为 判断 相 邻 两 个 峰 | 


把 香 分 开 的 标准 、， 有 定义 两 峰 部 分 重 
BAT, HS EY 10% 为 刚好 可 
Ls THE, Ae RA AE 
高 的 36 名 为 刚好 可 以 分 辩 的 两 个 颖 。 
因此 ， 使 用 时 应 注 明 按 何 种 定义 得 山 
的 数值 。 开 在 一 般 用 旺 峰 间 的 峰 符 高 
庆 为 峰 高 的 10% 时 的 测定 值 ， 用 
Ros 表示 .人 在 实际 测量 时 ， 很 难 找 
到 这 正好 两 峰 重 匠 10 名 的 峰 高 ， 此 
时 用 下 式 计 算 
M a 
10% SAM b 
UP, a AHMAR E; 5 为 
峰 高 5% ALASIRI. TEA HAX a tt 
EER Arki, aT 
E Ey AT Ra e M R, 
AM 为 该 峰 半 高 宽 所 对 应 的 感 量 数 
质量 分 析 离 子 动能 说 


lyzed ion kinetic energy spectrum; 


R 


mass ana- : 


MIKES HERRES TERRE 
ASH SS. ESREERTER 
FATH RIM. 在 按 梯 场 - 电 声 顺序 
构成 的 反 配 置 双 聚焦 质谱 仪 中 ， 设 定 
-证 的 磁场 使 特定 的 坟 离 子 通 过 ， 车 


ERKE, VERKAT, AMRAH 


| HAREM AT. 


质量 管理 quality management; 
QM 为 确定 和 达到 质量 要 求 所 必需 


| 的 全 部 职能 和 活动 的 管理 。 它 是 全 部 
| 管理 职能 的 一 个 方面 ,包括 质量 政策 


的 制订 、 所 有 内 部 外 部 产品 、 过 程 或 


服务 质量 方面 的 质量 保证 和 质 鲁 控制 
的 组 织 和 实施 ， 
质量 监督 quality supervision; 


quality surveillance 根据 政府 法 令 或 
规定 ， 为 保证 满 下 质量 要 求 ， 由 用 户 
或 第 三 方 对 程序 、 方 法 、 条 件 、 产 
而 、 过 和 研 和 服务 进行 连续 评价 、 并 按 


， 规定 标准 或 合同 内 容 对 记录 进行 分 析 


的 活动 ， 是 质量 认证 的 组 成 部 分 ， 其 
目的 十 为 了 各 证 产品 质量 和 企业 的 质 
量 管 理 体 系 持续 地 保持 认证 时 
的 水 平 . 

质量 检验 quality inspection 对 产 
硬 、 过 程 或 服务 的 一 种 或 多 种 特性 进 
行 测量 、 检 查 、 试 验 ， 计量 ， 并 将 这 
些 特 性 与 规定 的 要 求 进 行 比较 的 话 
动 。 它 与 质量 控制 不 同 ， 是 一 种 事后 
检验 ， 而 质量 控制 是 以 预防 为 主 ， 防 
止 产品 、 过 程 或 服务 质量 出 现 问 题 ， 
是 -种 事前 控制 。 参 见 质 量 控制 条 . 
质量 控制 quality control: QC 在 
生产 和 科学 试验 中 为 保持 产品 、 过 程 
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ARAR A Ai BH L MLE M E BOR PO 


取 的 全 部 有 计划 有 系统 的 作业 技术 和 ， 


活动 。 旭 在 本 产 巾 ， 用 统计 方法 对 产 
品 进 行 抽 样 检 瞪 ， 
性 量 值 对 产 总 质量 其 其 变化 趋势 做 出 
得 学 的 分 析 和 淹 断 ,及 时 发 现 生产 过 
程 中 铀 现 或 浅 在 的 问题 ,采取 改进 措 


施 ,使 牛 产 始终 处 于 统计 控制 状态 ,以 | 


保证 产 剖 厌 导 .在 分 本 测 试 中 ,使 用 
标准 物质 .管理 样品 ,密码 样品 , 襟 白 
试验 与 严格 的 统计 检验 ,以 保证 分 析 
调试 数据 的 可 车 性 和 可 比 人 性 。 质 量 控 
制 是 整个 质量 管理 的 … 部 分 , 其 核心 
是 预防 汶 主 ,防止 产品 .过 程 或 服务 质 
基 出 现 问 题 ,是 一 种 事前 控制 。 

质量 控制 图 control chart fer quali- 
ty HRM, Lae 


图 RIRS Ra US 
| 过 程 出 现 了 蜡 常情 况 ， 


监控 生产 过 程 明天 处 于 统计 控制 状态 
的 一 种 以 图 解 方式 阶 释 数据 的 统计 技 
术 。 由 中 心 控制 线 ， 上 、 下 控制 线 ， 
有 时 还 有 上 ， 


控制 的 产品 的 特性 量 值 。 控 制 中 心 线 
(CL) 代表 所 控制 产品 特性 量 值 的 平 
均值 ， 用 实 线 表示 。 警 环线 和 控制 线 
用 平行 于 控制 中 心 组 的 虚线 表示 ， 前 
者 与 中 心 线 相距 2 倍 标准 偏差 , 后 者 
与 中 心 线 相距 3 倍 标准 含 差 。 质 控 图 
分 为 计数 值 与 计量 值 控 制图 ， 前 者 用 
于 质量 特性 量 什 是 离散 变化 的 计数 
fh, QR RAMA (p) 控制 图 、 


RK Gn) PL a | 


Fae Go PARRA (ce) 迟 | 
制图 ; 后 者 用 于 质量 特性 量 值 是 连续 


根据 抽检 产品 的 特 


FERRAR, MEI | 
AARRE ES, BSA 


| 
1 
上 
| 


| 式 中 ,w BES ME Cm s” 


| SH g's ! 和 mol 


EAST HEA. EAE he HE 
Cx-S) RRA, FSA AR RE (3-8) 
控制 图 、 中 位 值 - 极 差 {x*-R) 控制 
图 和 和 单 次 测定 值 - 称 动 极 差 (x-R,) 
HWA. 它 是 统计 质量 管理 的 一 种 简 
EARP, EETA ITAA 
渐 生 产 过程 的 稳定 性 ; 根据 产品 特性 
量 值 的 变化 趋势 ， 及 时 发 现 生 产 过 程 
的 异常 现象 ， 预 防 不 合 格 产 品 的 出 


| BL; 为 评定 生产 工艺 状况 和 产品 质量 


提供 依据 。 如 果 抽 样 检 验 的 产品 特性 
量 值 落 在 警戒 线 和 控制 线 之 条， 表示 
生产 过 程 存在 异常 变化 的 征 龙 ， 应 查 


| 明 原 因 ， 采 取 措 施 预 防 不 合 格 产品 出 


现 。 如 果 铀 样 检验 的 产品 特性 量 值 落 
在 荐 制 线 内 ， 且 在 中 心 线 两 侗 随 机 出 
现 , 说 明生 产 这 程 处 于 统计 控制 状 
E, EPRE. 否则， 表示 生产 
应 查 明 原因 ， 
采取 措施 预防 不 合格 产品 出 现 。 
ARER quality control sample 
又 称 为 管理 样 。 为 确定 分 析 测 量 中 的 
FREE., FA SGT 
SRS ASH. Se 
RR, 


质量 流量 mas flow rate 单位 时 


， 则 内 通过 某 蕉 面 的 流体 的 质量 。 如 果 


流动 是 稳定 的 、 则 质量 流量 不 随时 间 
而 变化 ， 在 气相 色谱 中 ， 质 量 流量 大 
+s 表示。 当 用 流 
动 法 配制 标准 气体 样品 时 ， 标 准 样 的 
计 基 常用 质量 流量 表示 。 质 量 流 量 用 
G RAR. 
Gro: Fer 

F FR 
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WEU mm?) ;r 为 流体 的 密度 (fg m). 

质量 色谱 mas chromatography ”在 
色谱- 质谱 分 析 过 程 中 .以 一 定 的 时 间 
向 卫 将 “质谱 "记忆 在 计算 机 中 后 ,到 
RR Co ae, 
得 到 色谱 图 的 方法 . 

质量 色谱 图 mass chromatogram 
XHARRA SEER (extract ion chro- 
matogram) ， 中 质谱 法 处 理 数 据 的 一 圳 
方式 。 在 GC-MS 成 LC-MS 中 . 选 定 一 
定 的 质 基 | 描 范 围 , 按 一 定 的 时 间 间 


隔 测 定 质 江 数 据 并 将 其 保存 在 计算 机 ; 
随 流动 相 流速 而 变 。 如 氢 火 焰 离 子 化 


中, 然后 可 以 用 各 种 办 法 油 出 质谱 数 
据 。 恕 果 要 观察 特定 质量 与 时 间 的 关 
系 ,可 以 指定 这 个 质 其 ,计算 机 将 以 指 
定 离子 的 强度 为 纵 举 标 ,以 时 间作 为 
模 坐 标 ,表示 质量 与 时 间 的 关系 。 这 


种 方法 叫做 质量 色谱 法 。 得 到 的 图 叫 | 


fhe i ft A 
ERY mas number 又 称 为 整数 
质量 ( Nominal mass )}。 是 用 组 成 原子 


核 的 质子 和 中 子 数 之 和 计算 出 的 质 


E4, C =12,'H=1,"0=16,"N= 
14, H “CI =36, H "Cl =38 %., 
AEREAS mass attenuation 
coefficient lg HERH ERE XA 
BERERE. AA X ARREA 
MAERA BT AS RR 
果 ,所 以 衰减 系数 相应 地 就 等 于 散射 
系数 和 吸收 系数 之 和 和 。 但 一 般 博 次 
下 ,散射 系数 比 吸 政 系数 小 得 多, 可 以 
忽略 不 计 , 因 此 误 减 系数 往往 近 做 地 
等 于 吸收 系数 . 
IE 物质 对 指定 波长 多 射线 


efficient 


ARMA. BRIAR py, GR 
性 吸收 系数 二 SEN yo, -分 ,其 中 


;2 为 该 物质 的 密度 。 质 二 吸 系数 jo。 是 
， 化 学 元 素 的 


-种 原 了 于 属性 ,与 作 射 % 
射线 的 该 长 4, 以 及 元 素 的 原 了 序数 也 
Hn kA , 式 中 大 为 常数 。 
质量 型 检测 器 mass detector 区 称 
质 基 流量 敏感 型 检测 器 - BB 
的 信 导 与 单位 时 间 内 进入 检测 器 的 组 
oy Bt a, EE BAR, 5p Mi oh 48 Mi at Ae H Sb 
流动 相 中 的 浓度 无 关 , 因 此 峰 而 积 不 


检测 器 ,其 灵敏 谋 高 . 死 体 积 小 ,响应 
快 ,适合 连接 各 种 型 号 的 毛细 管 柱 。 
其 灵敏 度 的 表示 方式 为 单位 时 间 内 单 


| 位 物质 量 通 过 检测 器 所 产生 的 信和 号 ， 


如 mV -gs 或 让 和 |, 
质量 {换算 ) BR mas factor 沉 
淀 重量 法 中 , 称 基 物质 (zw) 的 摩尔 质量 
(M) 与 待 测 组 分 (x) 的 摩尔 质量 
CM) IRS RE, Hee Oy 
ERRE- 
SAP a Alb BARRED FA DP AF 
测 组 分 原子 数目 相等 的 整数 。 例 如 ， 
以 Fez0s 为 称 量 形式 测定 某 试 样 中 Fe 
含量 , 则 其 质量 肉 素 
poole. =0, 6904 
Miao 
itik mass spectrometry; MS 亦 
称 质谱 学 (mass spectroscopy). RAR 


| 问 离子 化 方式 ,将 待 测 物 电离 形成 带 
质量 吸收 系数 mass absorption co 


电离 子 ,然后 按 斋 薪 比 mz 值 分 离 . 检 
调 的 方法 。 质 谱 法 是 实现 原子 ( 分子 ) 
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aA Mieka es ABBAS 
SURAT FRESE eS 
方法 之 一 ,， 作 为 一 种 检测 手段 ,其 灵 
敏 度 商 ,定性 的 压 … 忻 强 , 年 量 再 现 性 
EF, RER Hh H a i A A a A 
丰富 的 结构 信息 。 

质谱 图 mass spectrum 质 洲 谢 定 
结果 经 计算 机 处 理 后 ,以 棱 状 图 {或 数 
EIEE ea EES. EELE 
Pai. R Bp Ze as OO AB fer be 
(m/z) ,对 于 单 电荷 的 离子 ,电荷 数 2 = 
1 , 横 坐 标 老 示 的 数值 即 为 离子 的 质 
Hh AS BR IUR BS FS BE A A H 


相对 强度 来 表示 , 即 把 坡 强 的 离子 峰 | 


的 强度 定 为 10% ,其 他 离子 强度 以 其 
百分数 表示 ;， 有 时 也 以 所 有 被 记录 高 
子 话 的 总 强度 作为 100 名 ,各 离子 以 其 
所 占 的 白 分 数 米 表示 ;质谱 图 中 的 各 
质量 高 了 蜂 代 表 被 测 物质 的 属性 , 可 
作为 定性 .定量 分 析 的 依据 。 

FAW mass spectrometer 一 种 现 
代 分 析 仪 器 ， 它 利用 带电 粒子 在 电场 
或 磁场 中 运动 轨迹 的 差异 ,将 不 同 质 
蓓 比 tmz) 的 离子 分 并 ,进行 检测 和 记 
录 。 质谱 仪 的 主要 组 成 有 离子 源 、 质 
量 分 析 器 .检测 器 . 进 样 系统 .真空 系 
统 、 数 据 处 理 系 统 和 电子 控制 系统 。 
过 去 习惯 上 将 用 电流 进行 检测 和 记录 
的 质谱 仪器 叫 向 质谱 计 ( mase spec- 
trometer) ,将 利用 感光 板 检 调 记录 离子 
的 质谱 仪器 称 为 质谱 仪 {mass spectro- 
graph ) ,现在 已 不 再 细 分 ,都 称 为 质谱 
1X. 质谱 仪 品种 繁多 , HER 3K f 
分 为 有 机 质谱 仪 、. 无 机 质 谱 仪 和 同位 
素质 谱 仪 ; 按 质 量 分 析 器 分 类 可 分 为 


有 角形 场 质 谱 仪 、 四 棋 杆 质谱 税 、 飞 行 时 
问 质 谱 位 .离子 回旋 共振 语 谱 仪 .离子 
BF ras A SE Be TR al ap A 
火花 源 质 谱 仪 .电感 耦合 等 离子 体质 
谱 仪 .一次 离子 质谱 们 等 。 

质谱 -质谱 法 mass spectrometry/ 
mass spectrometry; MS/MS ARRE 
Mist. 参见 串联 质谱 法 条 。 

EFR proton pump WRAT 
跨 膜 转运 机 理 ， 如 线粒体 内 膜 质 子 


， 泵 、 骨 壁 组 胞 质子 梨 和 类 乔 体 膜 质子 


RF. 

质子 参考 水 准 proton reference lev- 
ed ARBRE TKHE (zero jevel) 。 在 利用 
参考 水 中 法 书写 质子 守 衡 式 【 和 参见 质 
FFAS) 时 ， 必 须 选 择 适当 的 物 
质 作 和 参考， 以 它们 作为 水 准 来 考虑 质 
子 的 得 和 失 ， 即 利用 水 准 的 质子 守恒 代 
表 整 个 溶液 的 质子 守恒。 通常 选择 溶 
液 中 大 量 存 在 并 参与 质子 转移 的 物质 
作 水 准 。 例 如， 为 书写 一 元 呢 酰 HA 
水 溶液 的 质子 守 衡 式 时 ， 常 选 H,O 和 
HA 作 水 准 ， 书 写 质 子 守 衡 式 ， 即 

水 淮 
H,0*-— H0O .0H 
(得 质子 产物 ) CREB) 
卫生 -一 -合生 一 
质子 守 衡 式 (PBE) 为 
[to"]=[EoHE ]+[A-] 

RFE proton inert solvents 
KMART RICO, HRSA SB 
SRT Bite GR, mE, A 
BM. ZR. ECG. eR, BL 
SR AR. tiket, MES 
H. HERRAR., Moa SERA 
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溶剂 。 

质子 化 分 子 multibly protonated 
ATMO TRESS 
HH ”加 合生 成 的 离子 用 [M+nrH]"* 
Biko 

FMA X 射线 荣光 分 析 proton 


molecule 


induced X-ray emission analysis; PIXE i 


BUH ZETA Rm EREHE X 
射线 的 能 量 和 强度 来 进行 物质 定性 和 
定 鳞 分 析 的 方法 ， 是 带电 粒子 激发 X% 


射线 荧光 分 析 申 应 用 最 多 的 -种 . 它 : 


是 1970 Æ h F (J. B. Johans- 
son) 等 所 出 并 迅速 发 展 起 来 的 … 种 
高 灵敏 的 痕 量 元 素 分 析 技 术 。 当 样品 
受到 由 加 津 器 产生 的 高 速 质子 束 辑 照 
后 ,质子 与 样 则 中 的 原子 发 生 库仑 散 
i, 质子 接 一 定 的 几率 从 原子 内 层 驱 
逐 出 一 个 电子 ， 留 下 空 穴 ， 位 于 较 高 
能 级 的 电子 随 妈 自发 瞩 入 内 层 空 闪 ， 
FE XRRR. 质子 束 对 准 位 于 其 
焦 夯 上 的 样品 表面 , 沿 x Ay BRL. 
束 斑 到 达 和 停留 在 某 -位 置 时 SiCLi) 
探测 器 记录 该 点 的 X 射线 全 谱 ， 根 据 
其 能 基 和 强度 进行 定性 和 定量 分 析 。 
在 实际 分 析 工 作 中 ， 多 采用 相对 测定 
落 ， 以 内 标 法 点 用 最 多 。 本 法 的 优点 
E: 灵敏 度 高 ,绝对 灵敏 度 可 达 
10 4g, FUR R AIG ATK 10-6 ~ 107 
Been WH HERS, As 
析 原 子 序数 大 于 13 MRE: R 
样 量 少 ,通常 为 10 ?8g; 不 破坏 性 样 
Hi; HEM], TU: 能 进行 多 元 素 同 时 
测定 。 如 果 将 质子 永 聚 焦 成 育 径 为 几 
MOKA, FPA SGT 
测量 ， 可 以 达到 有 空间 分 辨 的 元 素 含 


其 分 布 图 。 该 方法 广泛 地 应 用 于 生命 
科学 、 环境 科学 、 考 古 学 .材料 科学 
和 者 事物 证 鉴定 等 领域 . 

质子 变换 proton exchange MFH 
PRAM TATE A RE fe BP 
Bee, A MER SRY Be AE A fel FA Be oy 
ESR 谱 有 很 大 影响 。 例 如 二 乙酰 基 半 


TARATA HIERA FIE- 
H C, QO HC OH 
wa Fa w e 
cc 一 一 Cl 
“ E ca . 
Ho CH, 0 CH, 


这 个 离子 基 的 ESR GEAR BAF pH ff. 
HERETER, CAT 条 峰 ， 它 们 
是 丙 个 甲 基 中 的 等 性 质子 贡献 的 。 但 
当 pH=1~2 时 ， 就 出 现 4 条 峰 ， 并 
侨 有 线 宽 交替 现 蒙 。 出 现 这 些 钢 象 的 
原因 就 是 上 式 的 质子 交接 。 

质子 守 衡 式 proton balance equa- 
tion; PBE 亦 称 质子 条 性 式 {proton 
condition equation) 。 根 据 酸 碱 质子 理 
论 ， 酸 碱 反 应 的 实质 是 质子 的 转移 。 
酸 碱 反 应 达到 平衡 时 ， 酸 给 出 的 质子 
数 和 碱 得 到 的 质子 数 必须 相等 ， 这 种 
质子 守恒 关系 的 数学 表达 式 ， 称 为 质 
FF. AALS AAT LAE 
Hof Uh AP aa Re FE 
深度 与 其 他 酸 碱 型 体 平衡 浓度 之 间 的 
关系 。 可 以 陵 用 多 种 方法 书写 质子 守 
WR, 最 常 采 用 零 水 准 法 (参见 质子 
参考 水 准 条 ) 。 

IRF ORR Ft MOR St particle- 
induced X-ray emission micro-analysis 
非 破坏 性 的 徽 区 分 析 。 能 量 为 3MeV 
的 质 于 来 在 石英 中 的 穿 透 深度 可 达 
83pm。 由 质子 束 对 微 区 样品 激发 后 ， 
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TROY X HEE y BER. TADE fe E 
RHA Ht, JE REIRE TERE BY EE 
品 作 zx -7 二 锥 步 进 扫描 ， 也 可 进行 三 
维 分 析 . 由 十 质子 的 质 后 约 为 电子 的 
1800 倍 ， 原 于 激发 过 程 中 产生 的 钙 致 
Sa AL I KUE TEE 
的 检测 限 优 于 电子 探 计 2~3 个 数量 
级 。 质 子 在 物质 中 的 散射 释 度 小 ， 对 
于 较 厚 的 样 癌 县 有 恨 好 的 空间 分 辩 
率 。 IDEALI MeV 的 质子 束 在 一 般 
宕 右 样 融 中 的 行程 是 达 课 岂 十 微米 ， 
而 电子 探 针 内 有 1~2pm， 因 此 质子 
探 针 微分 析 里 能 反映 样 师 内 部 的 元 素 
fa. Ate FRR RK EB 
Odum, -A R A AS OBE 
10pm, RE AP Hee 
和 冶金 等 领域 的 分 析 . 

岳 子 转移 反应 proton-transfer reac- 
tion 质 潜 分 怕 中 化 学 电离 中 的 一 种 
上 应 。 质子 化 的 反应 气 离子 {例如 
NH, ) mAT M 在 化 学 离子 源 
PRE, CARAS M 的 质子 亲和力 
大 和 于 反应 气 离子 的 质子 亲和力 时 ， 会 
发 生 质 子 转移 反应 

NH, +M —>NH, +MH’ 
结果 得 到 M, +1 的 质谱 峰 ， 

质子 自 递 常数 antoprotolysis con- 
stant ” 同 种 两 性 物质 分 子 之 闻 质 子 自 
递 反应 的 平衡 常数 , 例如 ， 水 分 于 
Ñ]: H:0 + H0 == HIO + OHS, 
R=4y,9* xam- =i HO" |[ OH” ] 

此 时 的 到 称 流水 的 质子 自 弟 常数 
二 ， 又 称 水 的 话 度 【 离 了 ) EK., 
25C 04, K, = 0O0x10 “, AHA, Z 
Mem £ AR RR K = 


Tengi 共生 callso T e 

SM carcinogenicity test H 
FPE R A TE 
AE SURE. RS Re 
ABET PT eae A 
AE SRAM, A A 
性 试 答 进 - PRE. 致癌 试验 通常 是 
将 受 试 化 学 物质 以 一 定 方式 外 理 动 
物 ， 在 该 动物 的 大 部 分 或 整个 生命 期 


， 间 及 死 后 检 栖 肿 冶 出 现 的 数量 、 类 


| 型 、 发 生 部 位 及 发 生 时 间 ， 与 对 照 动 


物 相 比 以 前 明 此 化 学 物质 有 无 
BRE. 

RU carcinogens ”能 在 人 类 或 
鄙 乳 动物 的 体内 诱发 癌症 的 物质 。 确 
= “种 物质 是 否 具 有 致癌 作用 ， 主 要 
通过 动物 实验 和 人 群 流行 病 学 调查 。 
致 痛 物 根据 性 质 可 分 为 化 学 性 致癌 物 
CRUE FF [a] 莽 、2- 蔡 胺 等 ) 、 物 理 
性 致癌 物 ( 如 射线 ,放射 性 核 素 氧 
等 } 和 生物 性 致癌 物 如 某 些 致 癌 病 
E). fiit. 大 类 的 肿 首 80% ~ 
85% 与 化 学 致 痛 物 有 关 。 

WEB carcinogenesis ”环境 中 
致癌 物 诱发 肿瘤 的 作用 。 和 肿瘤 有 良性 
BEZa, BEARRA. ER 


| 瘤 作用 概念 中 的 “ 瘤 "， 包 括 良 性 肿 


REALE MR. MAS) AT SRE 
是 病理 组 织 学 的 和 检查。 致癌 必用 的 过 
程 相当 复杂 。 化 学 物质 的 致癌 作用 … 
BOA AAT OER: 第 一 是 引发 阶 
眉 ， 妈 在 致癌 物 作 用 下 ， 引 发 细胞 基 
RRE; 第 二 是 促 长 阶段 ， 主 要 是 突 
变 细 胞 改变 了 遗传 信息 的 表达 ， 致 使 
突变 细胞 和 癌变 细胞 增殖 成 为 肿瘤 。 
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HRA teratogenicity lest 对 能 
TERA A ak A PERS 
和 功能 异常 的 化 学 物质 进行 的 试验 


HIRE, TERA Ba ET ， 
See ie ohn Bees. EER AE RIE aE 


Watak E, HR Aa PR eA EE aD 
PAYEE Wag FE eT 

HEHE teratogenesis 人 或 动物 
TERRA TE te 上 各 种 原 国 所 形 
成 的 形态 结构 异常 ， 称 为 先天 性 畸 花 
Am. BRAR, FARK., PE 
HR ch BS), EHAR 
RHEE FEARS RAER SE A E BE 
HAARE. AT Bt A BEAD 
PE a he EE ARR e, tE 
TRERERHENEH, RASH 
作用 。 

RHR priming dose 为 了 刺激 
动物 免疫 应 管 而 给 予 动物 的 抗 
ERA 

致死 剂量 lethal dose; ID 足以 
杀 死 某 种 生物 或 细胞 的 辑 射 剂 量 。 它 
随 生 物 和 细胞 的 种 类 及 其 他 条 件 而 变 
化 。 在 放射 生物 学 和 放射 医学 上 常用 
50 入 的 致死 剂量 LD, A 90% Be FE Rt 
LD oy. B74 lE EA AE ye A A 50% 
FRO FESR St. 同样 的 致死 
剂 重 引 趣 致 死 的 时 间 世 不 同 ， 为 区 别 
SCH, TERA S ee A 
个 下 标 ， 如 LDww， 表 示 30 日 内 引起 
30 吕 死亡 的 辐射 剂量 。 

致 突变 作用 mutagenesis 污染 物 
或 其 他 环境 因素 引起 生物 体 细胞 遗传 
情 息 发 生 之 然 收 变 的 作用 。 这 种 变化 
的 遗 待 信息 或 遗传 牺 质 在 细胞 分 裂 繁 


殖 过 程 中 能 够 遗传 给 子 代 细 胞 ， 使 其 
其 有 新 的 遗传 特 性 : Aik eee we 
作用 的 物质 ， 称 为 致 突变 特 (或 称 诱 
TEH) : 

秩 积 检验 rank test 
检验 方法 . 使 用 这 种 检验 方法 ， 对 样 


一 种 非 参 数 


”本 是 否 来 自 正 态 总 体 没有 严格 规定 ， 


每 个 测量 值 在 一 组 按 数值 大 小 排列 的 
测试 昔 中 的 序 次 ， 称 为 该 测量 值 的 
E. EMARE, HEFTA 
WAEA EESE, EER 
RIRKA EHL WR x), g, oe, 
x fly. % 7. r, ARN EEK 
ARIK, TERA RIE A AF 
中 ，y Ale 出 现在 第 个 序 次 的 概率 是 
相同 的 。 计 算 测量 值 数目 较 少 的 一 组 
MRR T, 苦 了 小 于 秩 和 检验 
表 中 约定 显著 性 水 平时 的 下 限 值 W 


| 或 大 于 上 限 值 交 ， 则 认为 两 组 测量 值 
| 之 间 有 系统 误差 。 


Hin, nm, 较 大 时 ， 秩 和 了 近似 遵从 
均值 为 了 与 标准 偏差 为 HES 
分 布 
n(n +n, +1) 

2 
inm (ay tm +1) 


Sy 12 
KH, a, Sa, SA eB 
数目 。 因 此 ， 可 利用 正 访 分 布 特性 来 
检验 两 组 测量 值 之 问 是 否 有 显著 性 差 
工 ， 所 用 的 统计 量 是 
aIr 

S, 
FEAT ft A TEKE œ =0.05 时 , 1 落 
Æ [- 1.96, L96] 区 间 的 概率 为 


T= 
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0.954， 作 沙 在 它 外 面 的 几率 小 村 j 


5 镶 。 若 由 试验 数据 计算 的 上 落 在 该 区 
EZS, MTE 站 名 的 置信 水 平 判定 两 
组 测 基 值 之 问 在 显效 性 差异 ， 即 存在 
FREE. 

智能 色谱 
ficial intelligence 
智能 化 的 色谱 软件 与 先进 的 厂 件 技术 
结合 ， 使 分 析 过 程 【 色 谱 条 件 的 选择 
和 定性 定 盾 分 析 ) 实现 爹 自动 控制 的 
色谱 分 析 技 术 . 

置换 滴定 法 replacement titration 
PRB EE. ARARA E 
物质 通过 EREA., Eh A -E 


将 用 于 滴定 的 物质 进行 滴定 ， 根 据 加 | 


换 出 的 物质 的 量 计算 谷 测 定 的 物质 的 
量 。 馈 如， 向 用 配 位 滴定 法 测定 其 试 
HAP Ag’. {H Ag* 与 EDTA 形成 
的 配合 物 不 够 稳定 ， 不 能 用 EDTA 直 
接 滴定 Ag”. TAT TE Ag’ BRR 
WAH Ni CN); ,由 于 发 生 下 式 置 
RUZ AY: 2Ag’ + Ni(CN) =— 24g 
(CN), +Ni'' 然后 在 pH = 10 WHE 
SRE BP. DA RODE RR dg aA, 
用 EDTA 滴定 置换 出 的 NEY, BN ATOR 
得 试 液 中 Ag + 的 含量 。 

MEWE replacement chromatog- 
raphy 亦 称 排 代 色谱 法 或 置换 层 析 
法 。 一 种 用 于 大 量 样品 分 离 的 非 线 性 
制备 色谱 分 离 方法 。 在 普通 色谱 法 
P, HEAR a BECHERA EN 1% 
时 ， 色 谱 峰 分 辨 率 下 降 ， 致 鸽 分 离 效 
Be, ERAS, WAAR 
GERRI, AAAS ee 


chromatography with arti- . 


利用 计算 册 技 术 将 | 


作用 力 比 样品 小 某 组 分 与 固定 相 作 由 
力 弹 的 组 分 ( 称 为 置 措 剂 ) 将 该 组 分 
BBN eee, WHA A BR 
力 相 对 较 能 而 被 保留 ， 从 而 达到 高 
@. APS, BERR. Ue 
SE 2S AE th i a 
ER., BE Sa Sake AM 
RRAS, RUS, WE, Sete 
RA. MA, WR) RHR 
剂 可 通过 离子 交换 色谱 法 制备 分 离 高 
纯度 组 气 酸 和 精 氢 酸 。 

置信 和 度 degree of confidence 在 进 
行 统计 假设 检验 时 ， 做 出 的 闹 计 判断 
MRAM ARE. CDM, 
通常 取 置 信和 度 为 95%。 

置信 概率 confidence probability 
用 来 表征 统计 推断 可 信 程 度 的 概率 ， 


| 测量 值 是 以 概率 取 值 的 随机 变量 ， 具 


有 波动 性 ， 由 样本 导 去 估计 总 体 的 参 
数 时 ， 不 可 能 是 100% ATH, MATL 
一 定 的 置信 概率 肯定 被 估 参 数 被 包含 
在 某 一 范围 内 。 

置信 区 间 confidence interval 3 
称 和 置信 范围 。 是 在 -- 定 的 置信 和 概 宰 水 
平 , 由 上 、 下 两 个 置信 限定 塌 的 区 
闻 。 它 表示 被 估 和 参数 真 值 在 -一 定 概率 
PP 下 被 包含 在 内 的 区 间 。 必 信 区 间 具 
有 统计 的 含义 ， 指 从 总 体 中 抽取 一 大 
批 容量 相同 的 样本 ， 并 就 每 个 样本 求 
得 真 值 的 管 信 区 疗 ， 这 时 大 约 有 p 个 
BAKHRESA., IT-TE 
置信 区 册 ， 要 么 包含 真 值 ， 概 率 为 1 ; 
要 么 不 包 售 真 值 ， 概 率 为 0， 而 不 能 
说 真 值 落 在 该 置信 区 间 的 概 
率 为 p。 
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Riz KR confidence coefficient 
EER F BLE Bi SO BE 
AR. HHRMA, SRA 
宽 ， 统 计 判 断 失 误 的 机 会 越 小 ， 但 被 


估 参 数 的 不 确定 庆 变 大 ; 兽 信 系数 越 
rh, PSR BLAS. SETAE RAD 
可 能 性 增 大 ， 估 被 估 和 参数 的 不 确定 度 


变 小 了 。 普 信 系 数 取 多 大 合适 ， 需 根 
所 实际 工作 要 求 宙 定 。 在 分 析 测试 上 


FEN, SER METERIK, APE 


ARRA 0. 95 所 相应 的 置信 系数 . 


MIER confidence limt 利用 统计 | 


其 由 样本 值 推断 总 体 参 数 时 ， 在 真 值 
估计 其 的 两 制 所 限定 的 界限 。 浏 其 值 
是 :个 以 概 滨 取 值 前 随 本 变量， 在 有 
限 次 测 基 中 ， 不 可 能 得 到 真 值 ， 而 只 
能 得 到 真 值 的 近似 估计 值 与 从 统计 上 
推断 署 信 区 问 包 含 真 值 的 概率 是 多 
D, AERA -ARAE p, H 
EB RS p 下 在 估计 和 值 的 两 出 各 
定 出 一 个 界 本。 若 对 真 值 为 上 的 样品 
进行 n 次 重复 浏 医 得 到 的 平均 值 为 x， 
平均 值 的 标准 偏差 为 $5..， 则 真 值 jy 
落 在 以 平均 和 值 x 为 中 心 、 置 信和 限 为 + 
$=ty 所 确定 的 区 间 内 ， 式 中 是 置 
信 度 为 p=1 -a、 自 由 度 为 /=n -1 的 
BARR. a RERE, 

中 经 外 分 束 器 middie infrared 
beamsplitter 分 束 器 是 用 来 分 裂 光 束 
粳 之 产生 干涉 的 重要 部 件 。 其 组 成 为 
一 个 半 透 膜 ， 能 让 光 透 过 一 半 , 反射 
一 半 。 和 目前 ， 还 未 找到 一 -种 半 透 膜 在 
红外 光 的 各 波段 { 近 红外 、 中 红外 、 
远 红 外 ) 都 具 右 半 透 性 质 。 国 此 ， 在 
不 同 的 红外 谱 区 过 选用 不 同 材 料 的 


AR, P RAR IE RH RERA. 
PAR AIR. URE AL 
oR, MARR ob RP et EE. h 
TREAT RSE AOE ES 
DER TELA At BE hE. oP RE BBR 
PNR AR AHR. HEE 4000cm 一 大 
A BÆ JR fe tI be A 
BF BERR... 

中 红外 光谱 学 middle infrared 
研究 红外 辐射 在 由 红外 
区 (2.5 ~25pm 或 4000 ~ 400cm-') 
与 分 子 振动 或 转动 的 相互 作用 。 基 频 
振动 是 红外 活性 振动 中 吸收 最 强 的 振 
动 ， 大 多 数 有 宙 化 合 物 和 无 机 离子 的 
基 频 吸收 都 落 在 中 红外 区 内 。 中 红外 


spectroscopy 


| 光谱 是 红外 光谱 中 应 用 最 早 和 最 广泛 


的 ， 积 累 的 资料 也 最 儿 ， 仪 器 亦 最 为 
成 熟 ， 最 适 于 进行 红外 光谱 的 定性 和 
E BAST. 

中 红外 光源 middle infrared source 
在 中 红外 区 (4000 ~400cm-') HR 
HARARE), SEIT. E 
棒 作 为 光源 。 中 红外 光源 通常 采用 水 
冷 和 宅 淮 两 种 方式 ， KO RRR, 


i ERA, HEE. bA RI 


大 功率 空冷 光源 ， 来 提 商 光源 能 量 。 
在 中 红外 测量 中 ， 小 型 仪器 多 采用 风 
PRET. KM A 
率 的 水 冷 硅 碳 棒 灯 。 

中 红外 检测 器 middie infrared de- 
对 检测 器 要 求 响应 速度 快 ， 灵 
ERER, MAREE. BARE. 
REAA SE BE 
全 波段 ， 一 般 仅 能 检测 一 定 范围 。 常 
用 的 中 红外 检测 器 有 热电 型 、 光 电导 


tector 
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型 、 半 导体 P-N 结 型 以 及 电阻 基 热 计 
型 等 。 使 用 最 广 的 是 热电 型 和 光电 导 
ASOT, dob, Re aR ADE Ke M 
RTH, Ai AO ALL E. 


在 室温 下 邮 可 使 用 ， 价 钱 便 宜 ， 如 ， 
ATE A. PE E 


TGS (Hi = HEA) 检测 器 ， 它 的 缺 


点 是 响应 速度 较 慢 ， 受 敏 度 较 低 , 调 ， 
| 的 后 焦 面 相 重 ， 即 可 把 物镜 后 焦 面 上 


ai TAR RL G S ta Sa. AG ee Re a 
器 具有 较 高 的 玉敏 度 ， 一 般 比 热 电 型 
高 10 售 左 在 。 它 的 响应 速度 快 ， 适 


FRENK. GERRY A, 如 | 


MCT 检测 器 ， 在 低 于 650cem 的 低频 
K, RMU FRR. 

中 红外 区 middle infrared region 
早期 将 波长 为 2.5 ~ 16. Sum 的 光 区 列 
为 中 红 站 区 ， 此 波段 为 氧化 钠 棱 镜 透 
过 红外 线 的 区 域 ， 所 以 义 称 为 岩 盐 
区 。 (ARG RABE LA AB ot 
红 赴 仪器 的 发 展 ， 日 前 将 2.3 ~ 25am 
(4000 ~400em 77} LFF HELIER, E 
访 段 是 有 机 化 合 物产 生 红 外 吸收 的 重 
RRR. 

HE middie diaphragm Hif] 
光 盖 是-- 般 光谱 仪 二 透 镑 照明 系统 经 
BRR, RAF PRS AT 
而 。 这 种 光 病 由 可 绕 轴 转动 的 圆 屏 制 
R, FSR RH RMA MAA 个 
孔 。 其 中 在 个 为 矩形 蕊 ， 其 高 度 分 别 
30.5, 0.8, 1.2, 2, 3.2, Smm, 1 
ob -P RAE, HARS Pee 
相同 。 通 过 光源 位 置 的 调节 ， 可 使 观 
测 区 所 发 出 的 光 通 过 光 裔 . 而 非 观测 
区 的 所 发 出 的 光 被 玫 屏 遮挡 。 此 外 ， 
可 以 随意 转动 图 屏 使 所 请 的 某 一 此 网 
进 人 光路， 以 改变 进 大 光谱 仪 的 光 


TR. 适应 不 同 分 析 任 务 的 需要 。 


pE middle lens ”电子 透镜 中 
将 来 白 物镜 的 电子 像 放 太 、 投 射 到 观 
察 屏 上 的 装置 它 和 物镜 相似 ， 但 集 
BAK. RI ARAB ERS. iE 


Wi. MARHE, PAP Ae 
所 形成 的 电子 衍射 花样 投射 到 中 间 镜 


的 像 平面 ， 即 投射 镜 的 物 平面 上 ， 经 
投影 镀 放 大 而 在 观察 屏 上 显示 出 放 大 


， 的 电子 衍射 花样 。 


中 阶梯 光栅 ”echelle grating 是 …- 
种 高 分 辩 阶 梯形 街 射 光栅 ， 用 于 紫外 - 
可 见 区 高 分 辨 光谱 分 析 工 作 。 中 芥 梯 
光 机 采用 8 ~ 300 £k . mm | EER 
密度 ,60° ~70°* 的 大 入 射 角 ,， 工作 衍 
射 级 次 在 产 = 100 ARR BER, A 
而 可 获得 10° 以 上 的 光谱 分 辩 率 ; 中 
阶梯 光栅 角色 散 率 天、 可 配 短 焦 目 物 
SE AMA Re, WAH 
谱 范 围 内 效率 较 高 。 中 阶梯 光栅 的 最 
大 缺点 是 自由 光谱 区 极 小 ， 每 一 级 光 
谱 受 上 一 级 和 下 一 级 光谱 重 亚 干扰 ， 
只 有 几 个 纳米 的 范围 。 因 此 ， 采 用 中 
阶梯 范 李 的 仪器 必须 有 交叉 色散 系统 
(例如 加 用 一 块 垂直 方向 色 敬 的 村 
镜 }， 在 二 维 方向 将 每 级 光谱 分 离 。 
此 外 ， 中 阶梯 光栅 制造 极 困难 ， 工 作 
短 杠 面 平面 度 精 度 误 差 应 小 于 1720 
波长 ， 光 洁 度 极 高 ， 栅 线 间距 误差 极 
小 ， 因 此 价格 昂 责 . 

中 阶梯 光栅 光谱 位 ”echelle grating 
spectrometer 用 中 阶梯 光 枯 做 色散 元 
件 的 光谱 仪器 。 具 有 色散 率 商 、 紧 
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MPLA. 

HERES hollow fiber sup- 
pressor 用 纤维 膜 制 成 中 空 纤 维 管 ， 
柱 流 出 物 从 管内 流动 ， 再 生 剂 《抑制 
剂 ) ARAE hish, iA 
TT SCRR AT AEA T. 纤维 膜 的 材 
A ARE Zt. NS A SER 
积 很 小 。 


中 位 值 median 在 -组 依 序 排列 ， 


的 数 日 为 奇 枚 的 测 莽 值 中 居于 中 朵 个 
置 的 测量 值 ， 在 - -组 依 序 排列 的 数 日 
为 偶数 的 测量 值 中 ， 它 是 居于 中 间 位 
置 的 两 测量 值 的 算术 平均 值 。 在 数据 
对 称 分 布 的 情况 下， 算术 平均 值 * 等 


于 中 位 值守 。 在 数据 皇 含 态 分 布 时 ， 
二 省 不 相等 ,数据 分 布 右 偏 时 ， 
二 <a; 数据 分 布 堪 偏 时 ,二 < 衬 。 与 
算术 平均 值 相 比 ， 它 不 受 极 值 的 影 
哆 ， 蚌 一 个 稳健 统计 量 。 

中 心 法 则 central dogma 关于 
DNA, RNA 和 重 白 质 三 者 闻 美 系 的 一 
种 假 说 。 该 假说 认为 遗传 信息 流 的 方 
向 是 ，DNA 一 RNA 一 蛋白质。1970 年 
发 现 道 向 转录 现象 , 证明 RNA 也 可 
以 作为 模板 合成 DNA， 从 而 丰富 了 中 
汪 法 则 的 内 容 ， 

EP PRE AHS neutral flame Bitit 
BAA. EARTH T A 
符合 它们 反应 化 学 计量 关系 的 火焰 。 
特点 是 温 麻 高、 背景 低 和 噪声 小 。 

中 性 粒 网 胞 neutrophil € SAH 
胞 总 数 的 50% ~70% 。 在 胞 将 中 售 中 
性 颗粒 ， 核 形 一 般 有 2 -4 时 ， 以 三 
HES, PEM PES SRA, 


TERA Lb rE Re EER. GER 
情况 下 寿命 为 4 ~ Sd, ab BY a 
ESIE K. HRE C i A ELE H 
FIR. 

中 性 粒 细 胞 NBT 实验 nitroblue 
tetrazolium day test for neutrophil 中 性 
和 粒 细胞 在 香 噬 杀菌 过 程 中 ， 细 胞 内 氧 
和 能 入 消耗 增加 ， 爸 酸 已 糖 旁 路 代谢 
和 活跃， 可 使 无 色 的 硝 基 蓝 四 所 只 
(NBT) 还 原 为 蓝 色 甲 蔡 ， 阳 性 颗粒 
ETAR. 正常 人 血 涂 片 小 于 
10% ， 缅 菌 感染 时 增高 . 

hR EE neutral phosphate 


利用 会 po 官能 团 的 


革 取 前 实现 念 局 离子 萃取 的 方法 。 其 
特点 是 ， 被 蔡 取 物 在 蔡 取 过 程 中 与 以 
PETRA MRR ABA, Œ 
BUD tES Git AA SLA, APR 
M= TR (TBF) 是 一 种 重要 的 中 性 
PEAR BESS AE Rc Al 

te EK AH neutral frag- 
ment loss scanning SEMA sb A 
种 措 拱 方式。 用 于 检测 丢失 特定 质量 
中 性 碎片 的 离子 。 它 可 以 快速 寻找 具 
有 特定 官能 团 的 一 类 化 合 物 。 

中 性 洗涤 纤维 测定 ”determination of 
neutral detergent fiber £2 FL EH HERE 
BRIN BLA. PT APRA ok Fe PE 
E, RAMA a- 注 粉 酶 溶液 分 解 结 合 
EHEM. MARREK. SAAR, 
MERA AFE R A PERETE, 
BRER., HARE. KAR., M 
质 等 的 总 合 量 。 试 样 中 的 无 机 物 合 量 
可 经 其 化 后 扣除 。 此 法 是 美国 谷物 化 


exlraction 
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学 家 协会 (AACC) RME PTERE | 


Bee, A TAARA. hi 
a. FSP a, HEAR., 淀粉 含 


BR MRS RA. ORGERIT : 


TERI EEEE W- 
中 压 液 相 色谱 
uid chromatography 
FEFA fE Hs 0K AA ES TB] (如 2 -~ 
3MPa) ii. ERATA 

室 和 工业 规模 的 生物 样品 谢 备 。 

中 学 活化 分 析 neutron activation 
analysis; NAA 采用 中 子 流 辐 照 翌 品 
中 稳定 核 转换 为 放射 性 核 素 的 活化 分 


middle-pressure liq- 


析 方 法 。1936 年 由 诺 贝尔 奖 获 得 者 赫 | 


维 西 (C.C de Hevesy) 等 提出 ,是 
一 种 商 灵敏 的 笔 对 分 析 方 法 。 当 用 中 
TRE CRH, SRE RY, 
生 放 射 性 核 素 的 放射 性 活 度 与 试 样 中 
靶 元 紊 的 质量 成 正比 。 中 子 不 带电 ， 
质量 大 ， 对 对 子 能 有 效 地 穿 透 和 传递 
AEE, E=0. 25ey 的 热 中 子 反 应 几乎 
都 是 【n，7y) ， 反 应 截面 e 一 般 都 比 
RA, AP SMR, RE, ep 
子 活 比分 析 ， 特 别 是 反应 堆 热 中 子 活 
化 分 析 ， 供 给 的 中 子 流 量 大 ， 灵 葵 度 
商 ， 赴 测定 痕 量 元 素 的 有 效 手 段 。 中 
子 活 化 分 析 昌 是 一 种 绝对 分 析 方 法 ， 
但 由 于 放射 性 绝对 测量 比较 困难 . A 
常 采用 相对 测量 法 。 它 在 各 种 活化 分 
HAR PAR, Goa eR 
高 、 精 密度 和 准确 度 好 、 基 体 效 应 
J AWER., ERIRE, EHT 
驹 元 素 同 时 测定 。 和 参见 活化 分 析 条 。 
HFH newton source 产生 中 子 
的 设备 或 装置 。 广 广 的 中 子 源 包括 反 


| ME, EERE. 
| APEH F BRA — 
操作 庄 力 介 于 高 ， 


点 堆 中 子 源 、 加 速 器 中 子 源 和 放射 性 
rE PP CR CA). eS 


! 特点 是 中 了 强度 低 ，-- 般 小 于 每 秘 


10" 中 子 ， 体 积 小 . 可 移动 , 剧 档 低 
fa, n) 中 子 源 是 放 


种 .中 字源 主要 用 于 石油 和 天 然 气 探 
测 、 活 化 分 析 、 癌 症 治疗 、 土 壤 和 物 
料 中 水 分 测定 等 。 

终止 密码 子 


termination codon; 


stop codon mRNA 分子 中 作为 翻译 多 


肽 链 终 赴 信和 号 的 三 联 体 密码 子 ， 通 党 
用 秤 五 或 宝 百 的 名 称 命名， 包括 瑟 珀 
(amber) 密码 子 UAG, A (ochre) 
密码 子 UAA MEK (opal) 密码 子 
UGA, fA, UAA, UGA 和 UAG 
XI PH LCE AR mRNA 
HAE FBS Ie]. ZEA a A T 
HAHH, UGA 的 使 用 频率 最 高 ， 而 
其 他 的 真 核 生物 中 最 主要 的 每 止 密码 
为 UAA; UAG 则 使 用 频率 和 最低。 统 
止 密码 的 选用 在 很 大 程度 上 上 受 mRNA 
中 GC 合 量 的 影响 。 对 不 同 种 类 真 核 
mRNA 和 货 止 密码 两 侧 核 苍 酸 序列 分 析 
ET. KEHEE 3 端的 核 苷 酸 分 
HART. HORS (A +C) 
出 现 频率 在 60% -70% 2 lel, m CW 
HIRAI 17%. RE mRNA 该 位 
的 核 苷 酸 以 U 的 频率 最 高。 推测 该 位 
核 彰 琴 可 能 与 终止 作用 的 调节 有 关 。 
SiS FG) AAG 密码 经 常 出 现 于 
SP Se, Ae 
核 mRNA BREE PY Oy Ae BE EY 
AEM., 

肿瘤 坏死 因子 tumor necrosis fac- 
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tor; TNF 存在 于 血清 中 的 抗 肿 癣 因 
子 之 一 。 巾 上 噬 细 胞 或 了 淋巴 细胞 产 
Æ. Bey AE, PRR SG 
Ae BES EC PRS AT 
Wy — Be A e Hed U A i, SL PE H, 
还 可 引起 肿瘤 坏 此 和 缩小 。 上 日 前 已 能 
应 用 重组 DNA 技术 利用 大 肠 杆 茵 产 
生 肿 瘤 坏 死因 子 ， 在 肿瘤 清 疗 中 可 望 
成 为 有 力 的 新 此 器 ， 

肿瘤 特异 性 抗原 
细胞 表面 的 组 织 相 容 性 抗原 ， 


tumor specific an- 


tigen 


HAAA. TEAS SLA! 
: FEMA x. PRs 与 众 数 Mo 三 者 


BATE, GH NPR A RE EM 
应 。 目 前 次 抗原 尚未 获得 ， 有 柑 问 的 
肿瘤 特异 性 抗原 ， 可 能 是 病毒 的 遗传 
wine 入 宿主 细胞 的 染色 体内 
而 形成 。 

{PH referee method 在 一 种 商 
唱 有 若 于 可 殿 选 择 的 检验 方法 时 ， 可 
能 发 生 和 争议 的 公 方 事先 约定 或 按照 基 
一 公认 的 规则 指定 一 种 方法 。 它 作为 
发 生 和 争议 时 采用 的 惟一 检验 方法 。 

4) 38 4787 arbitration analysis 不 
同 单位 对 分 析 结 果 有 争议 时 ， 请 权威 
单位 进行 裁判 的 分 析 滤 作 ， 称 为 仲裁 
分 析 。 

众 数 ”mode ”被 证 究 的 数据 总 体 中 
出 现 次 数 最 多 的 测量 值 ， 以 符号 M, 
表示 。 例 如 ， 统 计 学 生 的 考试 成 绩 ， 
AA 80 分 的 学 后 人数 最 多 ， 则 学 
生 考试 成 绩 的 众 数 ,=80。 在 等 耻 分 
组 统计 数据 时 ， 众 数 所 在 的 数组 ， 称 
ARRA, AARM- -个 以 上 的 众 数 
组 。 当 数据 分 布 对 称 的 情况 下 ， 众 数 
M 就 是 众 数 组 的 组 中 值 。 当 种 组 内 


数据 分 布 频数 不 相同 时 ， 众 数 M, 不 
等 于 众 数 组 的 组 中 值 ， 而 要 根据 与 众 
数组 前 后 栋 邻 两 组 内 的 数据 频数 请 与 
A. FBGA LEME x, ATRE x, 
来 计算 众 数 由 ,其 计算 公式 
分 别 是 


My =a, 一 Ach X; 
OOTTE O-A) +UA) 
Max, h 


TO-A) EA) 
sth, A 是 众 数组 的 频数 ; x, 是 组 距 
值 。 在 数据 对 称 分 布 的 情况 下 ， 算 术 


| 完全 和 等 ， 在 数据 昌 偏 态 分 布 时 ， 三 


APA, BBA IN. MW, < 六 
<x; 数据 分 布 左 偏 时 , < 7 <M. 
根据 英国 统计 学 家 皮尔 可 
(K. Pearson) 经 验 ， 在 数据 分 布 偏 斜 
程度 不 是 很 显著 时 ， 二 者 的 关系 是 : 
M,=3% -2x。 众 数 最 常用 来 表示 离 
散 型 随机 变量 分 布 的 集中 位 置 ， 也 可 
用 来 表示 连续 型 消 机 变 贡 分 布 的 集中 
位 置 。 

重金 属 染 色 法 dye by heavy metal 
在 用 透射 电镜 分 析 生 物 样品 时 ， 由 于 
普通 生物 样品 的 元 素 基 本 相似 ， 样 品 
的 衬 度 很 低 ， 很 难 进行 观察 。 为 了 增 
加 生物 样品 的 村 度 ， 一般 可 以 采用 重 
金属 盐 处 理 生物 样品 ， 使 生物 样品 中 
ASR ee RA. Mitten 
电镜 图 像 反 差 的 方法 。 

重 均 分 子 量 weight mean molecular 
weight; M, 在 液 相 色谱 法 (HEE 
谱 法 ) 中 是 指 对 高 分 于 紊 合 物 中 不 同 
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ArT AEI Bera bat J EG f 
RIM RAs Fase iE (a. Mh 10 
个 分 子 基 为 100 和 5 abd tt 1000 
的 混合 物 的 量 均 分 子 贡 为 
CIQ x 100) 100 + (5 x 1000) 1000 _ 

{i0 x 100) + (5 x 1000) 

重量 分 析 gravimetrie analysis 用 
语 当 的 方法 将 散 测 组 分 点 试 样 下 的 其 
他 组 分 分 离 乒 ， 转 化 为 定 的 称 量 形 
式 ， 然后 称 重 ， 由 称 得 的 物质 的 质 能 
计算 被 测 组 分 含量 的 分 析 方 法 . 根据 
被 测 组 分 与 试 样 中 其 他 组 分 分 离 方 法 
的 不 同 ， 可 分 为 沉淀 重兵 法 ， 气 化 法 
(又 称 挥发 法 } 、 电 解法 和 提取 法 。 沉 
淀 重兵 法 为 十， 该 法 必 将 被 测 组 分 以 
ERO 深化 合 物 的 形式 沉 这 出 来 ， 


850 


BDE, MER. BEES, RE 


TRASH, TE ALL Mae H 
fs Fy IEE | Be HE 3p EE ie 
H, ABR ACE Pee a ra 2 EAL Op 


BRRR, FR Ee a at 
增加 计算 该 组 分 的 含量 ;: 电解 法 是 利 


用 电解 原理 ， 使 金属 离子 在 电极 上 还 | 


原 析出 , 根据 电极 质量 的 增加 计算 该 
组 分 的 含量 .提取 法 是 用 有 机 溶剂 将 
被 测 组 分 从 试 样 中 提取 出 来 , 根据 试 
样 质 量 的 减少 计算 该 组 分 的 含量 ,或 
遂 过 加 热 除去 提取 液 中 的 有 向 溶剂 后 
直接 称 量 被 测 组 分 计算 分 析 结 果 。 重 
基 分 析 直 接 用 分 析 天 半 称 量 效 得 分 析 
结 慰 ， 不 需要 与 标准 试 样 或 基准 物质 
MET BE, ER BO HE R 
高 ， 精密 度 最 好 的 分 析 方 法 之 一 。 缺 
点 是 操作 麻烦 ， 耗 时 多 ， 肯 前 应 用 和 


文献 报道 已 大 为 减少 , 但 常量 硅 、 


| 硫 、 包 及 某 些 稀 十 元 素 的 精确 测定 ， 


MERRE RRA. 
BRFK heavy atom quenching 
aR RAS ETA, AFE 


RR TRL, J TO aE A fi 


AR, SHAT RA TS, OT, H 
ARER, (EASE IER BEF A 
D, BOC SP BRK. APRS 
SORA PL Pe eR, EE 
LES RR. RR Psd 


| 的 荧光 量子 产 率 降 低 的 现象 称 为 草原 
| FAR. 


ERT heavy atom method $h 
体 结构 测定 中 破解 相 角 问题 的 --- 种 帕 
特 吉 方法。 当 晶 胞 的 一 个 不 对 称 单位 
中 只 镀 有 一 个 或 少数 几 个 重 原子 ， 其 
余 均 为 轻 原 子 时 ， 由 于 重 原子 之 间 的 
MARA, ARH, ABH 


” 认 ， 配 合 空间 群 和 等 次 点 系数 据 ， 一 
KAR, REDE SAR KO 


般 不 难 根据 它 人 的 向 量 分 布 情况 ， 定 
出 重头 子 的 掌 标 参数 ， 在 此 基础 上 可 
用 差 值 情 星 叶 合成 等 方法 确定 其 他 轻 
原子 的 坐标 。 RENERT 
参数 的 方法 被 称 为 重 原子 法 ， 

重 原子 效应 heavy atom cffet p 
光 测 定 体系 中 有 头子 序数 较 太 的 原子 
存在 时 《 待 测 分 子 肉 或 如 和 人 的 含有 重 
谨 子 的 试剂 ， 由 于 重 原 子 的 高 核电 
葆 引起 或 增强 了 溶质 和 分 子 的 自 旋 -轨道 
STE, AMMA T ST, RUE 
TEA SST RAR RRL, EE 
加 了 T, SRSWHBR, SATB 
JERE AE A BRIER BT pee, j 
HEAP ARR FRM. BETAN 


&& zhou SiR 


REKI, BEGA, A 


EET Aki RR BC SAE . 


要 手段 。 
轴 峰 出 现在 F, 轴 
Cw =0) EAE, CREM RS 


axial peak 


H ind ACW AE Dy TO RE 


toa. HR TES i, RA 
Ky, SERR TITS Ae Des, 
EAU Hs Wie ER AM de, 

48 Fa) longiludinal diffusion 
RAM. 2 AA. 
SATOH absorption pool of axi- 
al direction 光 吕 从 毛细 管 的 一 端 人 
射 ， 通 过 洛 毛 细 符 轴 向 传播 来 增加 分 
HCR. BRA RARE ae 
Si CHR LE a) 入 射 ， EA- 
(高 压 端 ) 出 射 ， 用 大 世 径 和 商 数 值 
孔径 光纤 收集 透射 光 。 在 任 一 给 定时 


间 ， 总 吸收 基 柱 内 各 成 分 吸收 的 总 ， 


Al, 柱 中 每 流出 -- 个 吸收 组 分 ， 透 射 
比 就 团 增 一 次 . 

Rh (oF axial compression col- 
umn MPRA ESA. E — Bp aT HE 
福 轴 向 加 压 的 制备 型 色谱 柱 。 其 内 径 
Hj 8cm, Eiet, 下方 有 一 个 可 
称 动 的 活塞 。 先 将 填料 从 上 端 装 人 柱 
肉 ， 拧 紧 柱 盖 后 ， 用 压缩 空气 推动 柱 
下 方 的 活塞 向 上 推 压 ， 将 填料 压 紧 。 
分 离 完 毕 , 将 柱 盖 打开， 通过 活塞 将 
JAAR, ROAR, AER 
了 加 收 已 分 离 的 组 分 ,填料 可 反 
复 使 用 。 

逐步 回归 stepwise regression — 
种 在 回归 方程 中 逐步 引 人 自 变量 的 多 
元 回归 分 析 方 法 。 在 建立 多 元 回归 方 


| constant 


程 时 ,将 自 变 基 逐个 引 估 方程 ， 对 让 
AA PEP SURE BE AY A N 
进行 统计 检验 ， 效 应 显著 理 留 在 方程 
内 ， 顷 此 再 遵 选 上 一 个 自 变 量 . 引信 
HABA. HPAES aA 
HIER. FES aE ER A] AE 
ATRE, @hir RAWAM EH 
中 删 去 ， 只 保留 效应 品 鞭 的 自 变 基 . 


， 焦 次 类 推 ， 直 到 不 再 引 人 和 用 去 自 变 


其 为 止 ， 从 而 得 到 最 优 的 回归 方程 . 
逐 级 形成 常数 
当 金 属 离子 与 配 体 工 E 
成 ML, 型 配合 物 时 ，ML, ERRE 
战 的 ， 逐 级 形成 反应 对 应 的 平衡 常数 
称 为 乏 级 形成 常数 ， 常 记 为 总 全 =1， 


stepwise formation 


i Zoen). BUM CWDS HAD 


M + L 一 一 对 L 
一 级 形成 党 ML) | 
AERAR K = MILI 
ML + L=M, 
第 二 线形 成 常数 把 = Mla) 


[ML]{L] 


ML,_, + L 一 一 ML， 
， [ML] 

第 i 级 形 成 常数 = Ti 
(i=]1,2,.…,n) 逐 组 形成 常数 
着 类 温度 ignition temperature 在 
着 火 极 限 内 ， 燃 烧 能 自发 地 扩展 到 整 
个 可 燃 温 合 气 的 最 低温 度 。 对 于 一 种 
特定 的 可 燃 混 合 气 ， 只 有 当 燃 气 含量 
在 可 燃 混 合 气 中 人 外 在 某 一 定 范围 内 ， 
并 达到 着 火 温度 ， 顽 烧 才 能 开始 ， 而 
且 要 求 燃 烧 产后 热量 除了 热 辐 射 和 热 
传导 的 损失 之 外 ， 还 能 使 邻近 的 可 燃 
混合 气温 度 提高 到 着 火 温度 ， 这 样 才 


+ zhu 859 


能 使 燃烧 持续 上 去. PUR BITE ARR 
Hat, JERKE. BCR AM 
的 着 火 极 限 为 2.5 铝 ~ 80% , dP 
-L I KM AB KOR RA 
2.2% ~ 67%. . 

主 成 分 分 析 
analysis 
BER dit, {UREIA RRE hA BF 
FERRA UAN Be mI A 
PA. HEIR RLH Bee Bt Re OY ER 
分 ， BRK, 是 “组 
FREA bi. 

SER St A SHE ER 
component Tegression spectrophotome-try 
FACET ERR Ee ot te AR 
HERA RHEE RE — ARS 
Wi. EM EE — HAERE 


principal 


较 正 分 析 法 。 该 法 先 对 校正 组 样品 的 
| Jax) 的 实 叉 峰之 间 为 主动 耦合 ， 主 
度 矩 阵 分 解 成 规模 较 小 的 得 分 窍 阵 i 


最 光度 短 阵 进 行 主 成 分 分 析 ，, ROE 


(score malrix) 和 载荷 矩阵 《loading | 


matrix) ， 然 后 对 校正 组 样 晶 的 滚 度 
RAED EES RATE, 计算 
WEI RR, Bo ERa AAR 
W, RA A (ET 
浓度 预报 分 析 。 主 成 分 回归 法 能 克服 
多 元 线性 回归 法 中 线性 相关 等 问题 ， 
较 好 地 解决 了 多 组 分 体系 分 析 的 
问题 。 

主 成 分 回归 -催化 动力 法 多 元 光 光 
E principal component regression- 
catalytic kinetic simultaneous determina- 
tion ”利用 主 戌 分 回归 方法 处 理 催 化 
动力 法 光度 测定 数据 的 一 种 分 光 光 度 
BHR. CAG TIS ARE, 


principle component | 


从 ALAR RE SERRE Be 


l 


很 如 多 种 组 分 对 同一 指示 反应 有 催化 
ERM. 会 引起 严重 十 扰 。 传 统 的 做 法 
是 对 样品 进行 分 离 或 掩 芯 ， 进 而 完成 
对 某 单一 组 分 进行 测定 ,而 用 某 些 全 
适 的 化 学 计量 学 方法 【如 主 成 分 回 
A} 处 理 复 未 多 组 分 体系 的 催化 动 
力 测 试 数据 ， 便 可 完成 对 多 组 分 的 同 
时 测定 - 该 法 大 大 拍 宽 了 传统 催化 动 
力 分 析 方 法 的 应 市 范围 ， 对 动力 学 分 
析 法 的 发 展 有 积极 的 意义 。 
主动 看 合 与 被 动 硝 合 


active Cou- 


| pling and passive coupling AMX & fe 


PR AL HEL SE FR RR 
SE A SU. XK tA 
峰 ) 所 相应 的 T, BEERA NE 
Mee (M, X) ACA, X) 为 两 点 
阵 ， 其 中 直接 反映 对 应 于 这 两 个 核 组 
ZEA GR MRS RUA jwx 和 


SANE SR AYR, M— 
对 反 相位 点 直接 可 读 出 该 两 核 之 间 的 
看 合 常 数 1 J! 。 在 这 点 阵 中 由 于 
AMX KARATE SHR AE LA 
被 第 3 个 'H 进一步 耦合 型 分 ， 有 
Juu， 这 种 耦合 称 为 被 动 耦合 。 被 动 
看台 的 峰 在 非 对 角 峰 点 阵 中 以 相 岗 相 
位 出 现 ， 可 从 一 对 同 相 相位 点 直接 读 
HENNA HR. 

主 光线 principle ray 在 光学 系统 
中 ,都 有 一 个 尺寸 最 小 的 光 阑 〈 特 
设 的 或 某 一 个 光学 元 件 的 通 光 边框 ) 
限制 可 通过 光学 系统 的 光束 尺寸 ， 称 
为 孔径 光 闸 。 和 孔径 光 阅 在 光学 系统 物 
方 和 像 方 分 别 所 成 的 像 叫做 入 脐 各 出 
访 。 通 过 孔径 光阴 中 心 行进 的 一 条 光 


BLE TOE AB Bae NL A ALR BE aT AL 
AAPOR A ES. 决定 成 像 中 心 位 
置 和 各 种 像 莽 值 ， 央 此 特别 称 此 过 和 孔 
BRULEE A ae fe 


A FAA ABRIL th ese 


A. 主 光 线 必 定 也 通过 大 瞳 和 出 
AUC 

主 -客体 络 富 物  hesi-guest complex 
Qe Ra Sb (EHR) 与 
REA ATT oh CARRY 之 间 相 
PRE, TE Th 
BAE PEIKA op V i tR a ng eE 
4. EAH kiei ILE ELEA 
官能 团 产 生 的 弱 分 子 间作 用 力 。 旭 环 
MASER TITANA ERARA 
eM. BRAABS.. 

=f hot 通过 分 子 问 相 互 作 
用 , 一 分 于 将 男 一 分 子 包 结 形成 复合 
体 ，~… 般 将 包 结 的 一 方 称 主 体 
(host) 或 受 体 (receptor), 被 包 结 
一 方 称 为 客体 (guest), ERK 
物 称 为 主客 体 络 全 物 。 各 种 县 有 特异 
识别 选择 性 的 主体 分 子 的 设计 与 合成 
是 分 子 识别 化 学 赋 究 的 关键 ， 利 用 适 
当 介 寺中 多 个 主体 分 壮 与 客体 之 间 超 
分 子 的 形成 可 以 简化 主体 分 子 的 合 
成 ， 是 分 子 识 别 研 究 中 今后 发 展 的 
方向 。 

+ $E bulk concentration 在 
任何 涉及 建立 深度 梯度 的 电化 学 技术 
中 ,在 电极 内 部 或 者 在 与 电极 接触 的 
PER HAR Fe ERIE a 
Pi ERR OTR E A 
EE FE ae, LARUE 
考虑 的 时 刻 ， 物 质 的 浓度 梯度 为 零 。 


通 囊 物质 的 主体 波 度 被 看 作 是 当 电 流 
不 通过 纪 解 池 和 电极 与 溶液 之 赔 趟 发 
生 企 何 反 应 上 时， 存在 于 电极 和 溶液 各 
处 的 物质 的 总 深度 成 分 析 浓 度 ， 能够 
产生 物质 或 消耗 物质 的 任何 均 相 反应 
或 者 其 他 过 程 均 不 存在 时 ， 物 质 的 证 
体 浓度 就 是 吉 圭 激发 信号 以 前 物质 的 
ALK BE BR FP TER AE. 

主 效应 ”main effect 在 无 其 他 因 
素 协 同 作用 的 条 件 下 ， 因 素 本 身 对 试 
验 指 标的 影响 

+ 见 主轴 条 。 

主轴 principal axis 在 ESR 参数 
P, Re AT. HRC HRS, 
很 多 都 是 张 量 ， 对 于 这 些 在 直 前 坐标 
系 x3z PRK, Eee eRe 
后 使 其 对 角 北 。 EEX ER H E 
R AYZ 的 3 个 轴 就 是 此 张 梧 的 主 
i, ESTAR AEB. 

BOSE SFL assistant flux BASAL 
Me AR, ASEM. A 
PARMAR A. BF iE 
HHE. SAT eR RE oh A) BT 
FSH, RIP ATP RE 
现象 ， 消 除 唱 格 结构 对 谱 线 强度 
的 影响 。 

助 色 团 oo auxochrome group 分子 
中 本 身 不 吸收 辐射 而 能 将 分 子 中 生 色 
基 团 的 吸收 几 问 长 波长 移动 并 增强 其 
REA EA., FE, AAE 
等 。 当 吸 电 子 基 (如 一 NO,) 或 给 电 
子 基 (会 未 成 键 p 电子 的 杂 原 子 基 
Ml, 49—OH, —NH, 等 ) 连接 到 分 
了 中 共 钨 体系 时 ， 都 能 导致 人 万 键 
电子 云 流 动 性 增 大 ， 分子 中 trn’ 


principal value 


广 驻 柱 zhu = 867 


BREINER RC. KORE 


HER., MENR. 这 些 基 团 被 称 为 | 


WER. MERA, EM AR 
HEA FEH. 

注入 体积 通常 
Jae EAI ERE ATER, W 
HER., DOA ER BAY. :种 进 样 
方式 。 对 PRE SP AREA Fag FTA 体 
A, Wey) AB RE KERE Eo 
因此 ,， 增 大 注 样 体 积 可 增加 测定 的 灵 
BE, m EREET EA 
上 度 样品 的 最 好 方法 , 

EHR syringe pump 类似 注 射 
器 结构 的 高 压 输 滚 某 。 此 和 相当 于 一 
个 大 的 注射 器 ， 柱 塞 相当 于 注射 器 的 
t, EHEER, BRAKE 
A. EPR RG, ERGE 
AERIS E Mi Ty] EE, RA- :年 
的 速度 吐出 ， 这 个 过 程 不 产生 脉冲 。 
a Bal Pa ROS, HRS 
来 的 位 置 ， 再 次 吸 人 流动 相 . 这 种 复 
蛛 的 速度 可 以 比 懂 速 推进 时 的 速度 
快 。 这 种 条 输液 时 的 流量 由 柱 塞 的 移 
SURE. ACRES EEUE at 
ROARS, MIRENEK. 8 
旋 注 射 泵 就 是 以 螺旋 传动 方式 推动 柱 
塞 称 动 的 注射 倘 ， 是 早期 液 相 色谱 仪 
RAKES, 

驻 电 体 热 分 析 electret thermal 
analysis JEE $h Ai e Æ F Ye Ap AI DE 
样 ， 去 掉 电 讨 ， 把 电极 短路 ， 在 等 速 
升温 的 情况 下 检测 电流 的 方法 。 驻 电 
体 是 把 电介质 在 施加 电压 的 情况 下 经 
YER, MEATS} ie ah St Ree AR 
T. HBC re) AR ER TR, E 


injection volume 


PRAT. ARLHS 
取向 状态 . 随后 ， 将 电极 短路 ， 并 升 
高 温度 ， 在 分 子 开始 运动 的 同时 ， 电 
侦 极 于 从 取向 状态 恢复 至 无 序 状态 ， 
Ahd., HE., BERSA 
iA. Pe A RE SL E 
侣 物 等 材料 的 热 释 电 流 。 例 如 ， 测 定 
半导体 材料 的 热 释 电 流 ， 并 根据 观察 
HEA HE fi BE Bic OE UR BS FER BR 
度 等 学 电机 理 。 

柱 端 电 异 率 给 测 out-let end detec- 
tion of electrical conductivity ”直接 将 
REE A eB 
EER Sp He iH R A] AY) eB E a 
HEY. 

柱 负 载 能 力 column loadability 
在 色谱 分 析 或 制备 中 ， 一 定 色谱 条 件 
TRITHE AHE {体积 或 质 
量 )。 它 对 于 比较 不 同色 谱 体 系 的 性 
能 是 有 用 的 . 

柱 后 衍生 化 pos-coumn derivat- 
ization ”使 被 测 物 在 色谱 柱 上 分 离 
后 ,将 柱 流出 物 与 入 生化 试剂 反应 转 
变 成 易于 检测 的 形式 ， 即 衍生 化 过 程 
是 在 分 离 之 后 进行 的 。 这 是 液 相 色谱 
中 最 常见 的 入 生化 形式 ,例如 可 将 被 
I ERA BT ae 
PIR SME, LETRAR 
1 23 Fey 。 

柱 老化 ”eolumn ageing 在 气相 色 
诺 中 ， 新 制 色 谱 柱 【或 经 长 久 存 放 
的 色谱 柱 ) 在 使 用 前 必须 进行 老化 
处 理 ， 目 的 是 除去 固定 相 中 的 残余 溶 
剂 和 挥发 性 杂质 ， 也 可 使 固定 液 更 均 
ae. FAATERE, A 
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便 得 到 性 能 稳定 的 色谱 柱 。 柱 老化 的 
方法 是 :把 色 详 柱 的 AMAR, 
另 一 端 先 处 于 放空 位 置 ， 老 化- - 段 时 


间 后 再 接 人 检测 器 进行 检验 . 色谱 杜 ， 
HEARE BAR LASER 


{最 高 温度 指 稍 高 于 操作 温 上 嵌 20 ~ 
307 ， 切 总 高 上 固定 液 的 最 高 使 用 温 
大) ， 用 与 正常 操作 时 相近 的 载 气 流 
cE. BA Bee ob Lf Bl duh 
HY, “SAME 基线 平 直 后， 老化 过 程 
即 可 终 上 上 . 

HERH (column) effluent 
RAGA. JARS 
了 海 质 的 流动 相 深 液 。 柱 流出 物 被 导 
人 检测 器 进行 检测 : 

柱 流 失 
RRR GRRE PHARE 
滚 所 造成 的 损失 。 在 气 - 液 色 谱 中 ， 
流失 的 原因 名 为 柱 温 超 过 固定 液 的 最 
高 允许 使 用 温度 ， 固 定 渡 有 部 分 挥 
发 ， 随 载 气 流出 柱 外 造成 损失 。 在 
RRA. HEH RASH Bah 
ALY TE eR. RSA ot 
BERAK. ERA ee 
PGMA EER AS, ARR 
FE, PHRASE. 在 制备 色谱 
中 使 被 收集 的 组 分 受到 污染 ， 因 此 必 
FOUR Me et 

HEA column internal diameter 
色谱 柱 管内 部 的 直径 。 液 相 色 谱 填充 
柱 内 径 通 常 在 3 ~ 5mm， 典 型 的 柱 内 
径 是 4 6mm。 气 相 色 谱 中 所 用 毛细 
管 杜 的 内 径 小 于 Imm, 

HRA cylindrical deflector 
analyzer; CDA #841 44 4) 87 


i 


中 的 一 种 。 BASHA G E M E A 
R., WH BEA BP ET <A, a 
F AAPA EE re Do) i a E E E 

柱 前 衍生 化  pro-column derivatiza- 
将 被 测 物 与 入 生化 试剂 反应 生 
成 日 标 入 生物 后 ， 以 此 衍生 物 为 样品 
进 样 至 色 洲 柱 中 分 离 的 方法 。 柱 前 衍 
牛 化 要 求 衍生 产物 具有 很 好 的 榴 定 性 
ALT BRE. 

柱 切 换 技 术 


tion 


column switching tec- 


_ hnique fe. A ott Al AS EE 
存 | 


实 流 动 相 流向 ， 或 改变 分 离 柱 与 分 离 
柱 之 间 、 分 离 柱 与 进 样 器 或 检测 器 之 
间 的 连接 方式 的 技术 。 其 应 用 包括 样 


| aS. SPER. FEA E 
column bleeding 4§ fE}#- 


剂 选择 和 梯度 洗 脱 、 色 谱 柱 选择 、 检 
浏 跨 选 择 、 辅 助 流 路 的 开 闭 等 等 。 

柱 清洗 column cleaning 将 使 用 
过 程 中 下 污 的 色 湛 固定 柏 用 适当 的 溶 
剂 进行 冲洗 的 处 理 过 程 。 如 固定 相 上 
I ER R R E A m a a 
前 冲洗 。 

柱 容量 column capacity 又 称 柱 
负荷 。 对 分 析 色谱 柱 ， 是 指 在 不 影响 
色谱 柱 效 能 的 情况 下 的 最 大 进 样 量 ; 
对 制备 色谱 柱 ， 是 指 在 不 影响 收集 物 
纯度 的 前 提 下 的 最 大 进 样 其。 在 色谱 
分 析 中 ， 进 样 量 的 体积 和 样品 的 总 质 
重 对 分 离 效 能 都 有 明显 的 影响 ， 当 样 
品 的 进 样 量 过 大 时 .被 分 离 组 分 峰 的 
保留 时 间 将 发 生变 化 有 变 小 的 赵 
势 ， 同时 分 离 度 迅速 变 坏 。 

ADEJA column inlet pressure 
又 称 柱 前 压 或 柱 压 .大 见 柱 压 条 。 

柱 色谱 法 


column chromatography 
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将 色谱 起 料 装 填 在 色谱 柱 管内 作 固 
EHHA H 
t. Seat EA REA E, oA 
JARRE a EE E. 

柱 上 检测 EE 
PH bod 4H i BOA IL RA. 
AE Sp Pe oP E 
EPR. Æ Cadi YE 
成 各 自 的 区 带 . 逐个 迁移 ， 依 次 通过 
检测 窗口 而 被 检测 。 

FEE tE 
FR AL SA AGT PES Rt FEF A BE 
PERE PE, EERE PE A? 与 柱 压 


on-line detection 


REAP, MOE FP. MSHA ， 
”、 柱 长 上 和 填料 孔隙 度 .之 间 的 关 | 


系 如 下 
co. Fal 
AP 
36h column life — #8 #4 FH 


在 良好 分 离 状 态 下 能 正常 使 用 的 时 
限 。 色 谱 柱 的 寿命 与 所 用 冉 定 相 的 性 
质 、 制 枉 过 程 和 色谱 操作 条 件 有 极 密 
切 的 关系 。 如 暖 附 剂 活性 的 改变 、 恩 
定 液 的 流失 ， 毛细 管 忒 液 膜 的 破裂 、 
流动 相 或 样 总 中 的 杂质 使 固定 相 受 到 
污染 或 堵塞 等 ， 都 会 大 大 降低 色谱 柱 
的 寿命 ， 甚 至 使 其 不 能 再 使 用 。 一 般 
色谱 柱 的 寿命 为 半年 到 一 年 ， 如 当 被 
分 离 组 分 的 绝对 或 相对 保留 值 发 生 较 
大 变化 且 柱 效 肖 明显 下 降 时 ， 则 应 对 
色谱 柱 进行 青 生 处 理 或 更 换 新 柱 。 
柱头 进 样 ”column head sampling 
采用 特制 的 柱头 进 样 器 ， 直 接 把 样品 
注射 到 柱 了 顶端 的 一 种 进 样 方法 。 其 


方法 。 根据 色谱 柱 的 尽 ， 


column permeability 表 | 


现象 ， 以 提高 分 离 的 精度 。 在 柱头 进 
FERS AEE, ATES E p 
注射 器 进入 的 通道 ， 此 通道 的 内 径 要 
与 注射 器 的 外 和 轻 相 匹配 ， 在 进 样 器 底 
部 通信 人 冷 空气 ， 使 注 人 的 样品 湾 湾 星 
液 仿 ， 在 进 样 的 过 程 中 ， 色 谱 柱 柱头 
进 样 区 应 保持 温度 恒定 ， 以 以免 样品 
上 产生 歧视 。 使 用 柱头 进 样 时 ， 通 常 是 
在 程序 升温 条 性 下 工作 。 

FESR RAE extra-column effect 由 
色谱 进 样 系统 、 连 接管 路 、 检 测 器 以 
及 其 他 色谱 柱 之 外 的 各 种 因素 所 引起 
的 谱 带 展 宽 效应 。 在 气相 色谱 中 ， 由 
于 柱 有 肥效 体积 占 色 谱 流 路 系统 总 体积 
的 比例 很 大 ， 柱 外 效应 比较 小 。 曾 在 
RH EIS, EERIE h EnH 
系统 总 体积 的 比例 小 ， 且 溶质 在 液 相 
中 的 扩散 系数 小 ， 所 以 ， 柱 外 效应 比 
较 严 重 。 

HERA column oven GpH pH 
于 对 色谱 柱 和 检测 器 等 部 件 进 行 恒温 
HRE HIN HR Be 
80T AEAT. 

HER column efficiency 柱 效 是 指 
溶质 通过 色谱 柱 后 ， 鞭 区 域 宽 麻 增加 
的 程度 ， 它 与 溶质 在 两 相 中 的 扩散 及 
尾 质 情况 有 关 ， 也 即 柱 效 是 由 色谱 柱 
分 离 中 的 动力 学 因素 所 决定 的 色谱 分 
离 效 率 ， 通 常用 理论 堪 板 数 n 或 理论 
RHE GE. BO EERE AD 
PRE SR PT LABS EEA 

柱 压 column pressure 又 称 柱 前 
RREAOKA. ERE AO 
流动 相 流动 ， 在 柱 前 形成 的 压力 。 色 


目的 是 为 避免 分 流 而 引起 的 样品 琶 视 | 谱 仪 正常 工作 时 的 往 压 通 常 为 数 兆 
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HÉ. FR Cae itl PoE A ABUT E 


EW KAR ARES RHR A 


KHET. ANSE AAS] Bd at EY 
BEREE Ras AR Ale], A 


用 的 单位 有 巴 (bar), 千克 力 每 半 方 | 
”进行 处 理 ， 开 应 用 知识 进行 推理 和 演 
， 评 ， 做 出 判断 和 决策 。 它 主要 由 知识 


厘米 【kg + om?) AKA SE 
Cam). CHE: Ibar = 10°Pa, Ikpf - 
em? = 9.807 x 10‘ Pa, 
101325 Pa} 

柱 再 生 column regeneration ” 指 将 
使 用 后 性 能 有 上 所 下 降 的 色谱 柱 通过 适 
当 的 方法 使 其 性 能 得 以 恢复 的 处 理 过 
程 。 如 离子 交换 色谱 柱 长 期 放置 会 因 


latm = 


ASU YERERE, ENNA 
S FES TE O ALA TE | 


生 。 柱 再 生 必 须根 据 柱 填料 性 质 和 使 
用 条 件 ， 采 用 适当 的 再 生 方 法 。 
FER PTA on-column derivatiza- 
tion MERA THAME. BEM TR 
牛 化 试剂 的 入 生化 反应 是 在 分 离 过 程 
中 完成 的 。 通 常 是 将 生生 化 试剂 添 吉 
在 流动 相 中 ， 当 被 测 物 进 样 到 色谱 柱 
中 接触 流动 相 时 ， 就 会 与 本 生化 试剂 


反应 生成 自 标 衍生 物 。 柱 小 入 牛 化 要 | 


求 秆 生化 反应 的 速度 很 快 ， 生 成 的 入 
生物 具有 很 高 的 稳定 性 。 

铸 膜 法 cast film technique 
光谱 技术 中 的 -种 制 样 方法 。 选 择 合 
TSAO FETA, ALPE ARPA RR se RE A9 
HR 〈…- 般 为 1% ~5% )， 然 后 在 晶 
体 板 〔 握 化 钠 、 省 化 鲜 或 KRS5) 上 
用 玻璃 棒 涂 膜 ， 待 溶剂 完全 挥发 后 ， 
好 可 用 于 红外 光谱 测试 。 

GRRE expert system 应 用 人 
工 智能 技术 ， 以 -一 个 或 包 个 人 类 专家 
提供 的 特殊 领域 知识 和 经 验 为 基础 而 


红外 | 
| 或 特效 性 。 分 析 化 学 中 当 一 种 试剂 只 


题 的 计算 机 智能 推理 系统 。 玉 家 系统 
ARF - 般 的 数据 库 和 知识 库 ， 不 是 
储存 现成 的 答案 ， 而 是 对 输入 的 信息 


库 和 推理 机 构 两 部 分 组 成 ， 上 其 有 知识 
信息 处 理 、 咨 询 解 释 、 根 据 不 确定 
{不 精确 ) 知识 进行 学 习 和 挫 埋 、 系 
统 扩充 等 功能 、 能 进行 符号 操作 和 计 
算 机 快速 淮 确 的 优点 。 

专 一 化 学 位 移 相 关 谱 
correlation spectroscopy; E-COSY 
COSY 的 基本 脉冲 序列 为 
90° =e, = 90° -r -90° ~ RE FID di) 
CRH ME) 
它 简 化 了 交叉 峰 ， 上 只 旺 示 按 能 级 图 直 
接 关 联 的 片 迁 的 信和 号， 这 样 在 看 合 网 
SPH RBA RIA. WARTE 
阿 相 ， 这 使 靠近 对 角 线 的 交 尽 峰 变 得 
容易 驱 测 。 诛 则 上 ，E-COSY 技术 由 
地 量 于 滤波 相关 洪 的 组 合 而 成 。 当 改 
变相 循环 方式 时 可 以 只 显示 被 动 耦合 
峰 。 用 于 异 核 分 解 谱 中 ， 可 以 获取 小 
NFR ARRAS HK. 

专 一 性 specificity TRE MH, 


exclusive 
E- 


与 一 种 离子 或 物质 发 生 反 应 ， 而 不 与 
其 他 离子 或 物质 发 生 关 似 反应 时 ， 则 
该 试剂 可 称 为 专 . -性 试剂 ， 该 反应 称 
为 专 一 性 反应 。 实 际 上 专 一 性 试剂 和 
专 一 性 反应 非常 少 NAS + 


| OH-—+NH, 1 +HLO 的 反应 通常 被 


称 为 检 出 NH? 的 专 --- 性 反应 ， 严 格 
THK aR AEE, GCN 与 NaOH 在 可 
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PAE AE PR 
NH, + + HCOO™ 
昧 的 NH, ， 六 在 试 液 中 加 入 少 其 
8gCl: 使 之 与 可 能 存在 的 4 结合 ， 
则 NH, + OF -e NH, 7 + 了 :的 
EMA RIRS -性 反应 专 -- 性 试剂 
和 -去 一 
析 过 程 。 

专用 仪器 dedicated instrument 
为 特定 的 分 抽检 省 显 求 专 门 设计 制造 
EME. eA aR ARR a E 
BEI. SUARE REE Aa Em BR 
THO. A Bae ee eA OS 
配置 不 必要 的 附件 ， 但 对 特定 分 术 检 
WERT i. Wi. HEATH 
特性 。 因 此 ， 专 用 仪器 一 般 友 比较 实 
FA. tte. HE Se BGA 
用 于 分 析 检 测 要 求 明确 、 使 用 率 高 、 
应 用 量 大 的 场合 
RSP RAE ok ST A 
FR UB Sr hr 1 Ee, 

转身 transductant i 4% 2 if 
CDNA BE RNA) SAR Ba aC fe oS oT Ry, 
或 在 细菌 之 间 以 “ 转 导 噬菌体 ”为 
媒介 进行 传递 的 过 程 。 

转动 光谱 法 rotational spectroscopy 
为 防止 激光 对 样品 的 破坏 ( 光 分 解 、 
热 分 解 或 热 变性 等 )， 在 测定 光谱 
时 ， 样 品 池 不 断 匀 速 转动 ， 从 而 不 致 
造成 光 或 热 的 分 解 ， 这 种 测定 光谱 的 
方法 称 为 转动 光谱 法 , 

ty hi St rotational Raman 
spectroscopy ”是 由 分 子 转 动 引 起 的 分 
子 极 化 率 的 改变 而 测 得 的 散射 光谱 。 
而 由 分 子 的 振动 和 转动 产生 的 拉 曼 光 


CNT 


性 反应 的 开发 可 大 大 简化 分 ， 分 


+2H0 - » | 
FERMARE A 


谱 ， 统 称 为 分 子 的 拉 曼 区 谱 。 
转化 定量 法 


trans-quantitative me- 


”thod 将 欲 分 析 的 组 分 在 进入 检测 器 


前 都 转化 为 杀 -组 分 进行 测量 《如 
转化 为 CO, 、CHs 等 以 使 定量 校正 


;工作 简化 的 一 种 分 析 方 法 。 尤 其 当 被 


分 析 组 分 校正 因子 的 测量 存在 某 种 困 
难 时 ， 转 化 法 的 优点 就 更 为 突出 。 例 
如 党 分 析 售 有 醇 、 醋 、 病 、 酸 等 的 启 
合 物 时 、 可 将 色谱 分 离 后 的 各 组 分 通 
过 装 有 催化 剂 的 反应 管 并 引信 人 O, 
使 有 机 牺 完 全 燃烧 并 定量 地 转化 为 
CO, ， 然 后 用 趣 导 检测 器 进行 检测 。 

转基因 食品 检验 
genetically modified organisms foods 
随 着 基因 工程 技术 的 高 速 发 展 ， 转 基 
因 产 品 的 品种 和 数量 在 不 断 增 如。 由 


examination of 


| 于 其 生态 学 风险 和 生物 安全 性 仍 没 有 


。 便 如 汽车 尾气 污染 | 


最 万 的 定论 ， 因 此 ， 检 验 检 疫 系统 对 
进 人 我 国 的 转基因 产品 的 检验 和 监测 
在 不 断 地 加强 。 目 前 聚合 酶 链 式 反应 
{ polymerase chain reaction, PCR) 技 
术 已 被 应 用 在 转基因 产品 的 检测 中 。 
POR 技术 是 根据 转基因 产品 DNA 中 
含有 - 段 特 异 的 外 源 基 因 片 裔 ， 而 相 
应 的 非 转 基因 产品 DNA 中 不 含 有 这 
自 特 异 的 基因 片段 。 针 对 转 人 的 外 源 
基因 中 的 这 一 标记 基因 CUS 设计 一 
对 引物 ， 经 过 PCR 循环 扩 措 出 
GUS 基因 上 与 两 引物 互补 的 一 对 碱 
基 之 间 的 特异 性 扩 增 产物 ; 而 非 转 基 
周 产 品 DNA 上 没有 相应 的 碱 基 系 列 ， 
故 不 能 进行 基因 扩 增 。PCR 扩 增 物 
HEFT SREB BEBE RE HTK, A Sh SP TAR 
进行 观察 测定 。 
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转角 器 goniometer M KWI gE. 
4; SEM it FSR 的 各 种 参数 (HF 
BUR nl FES), TAUT R Ph 
的 单 品 样 品 进 行 不 同和 角 庆 的 ESR 谱 
WE. HAAPE nPE -E H E A BTE 
FEAE i. BOTHER aa. 2c AR 
arr Sa Fb ae eS AD, MAM at AS 


角度 取向 的 PSR iN. HSE | 


转角 更 和 三 维 转 角 器 之 分 。 

FER transfection Fe LEM AE 
ABTS. RAR SHAE 
DNA 或 RNA 感光 感受 态 细菌 而 使 细 
菌 的 基因 型 发 生 改 变 ， 形 成 新 的 病毒 
颗粒 。 

转子 iotalor 用 液体 高 分 辨 NMR 
TSE. PRAGA SE Ae 
BE TR BE A, SR RAC A 
ALAS WR. ERREN Ab 
套 圭 一 个 具有 一 定 几 何 形 状 的 转 于 ， 
HERSKET., ERARE 
流 托 起 样品 管 并 使 它 绕 样 品 管 轴 方 向 
旋转 ， 以 平均 掉 牌 直 于 旋转 缸 平 面 上 
的 磁场 不 均匀 性 来 要 高 分 辩 率 ,, A 
管 的 旋转 速度 必须 满足 : f(rad - 


ot) > YAE, AR 为 样品 范围 内 的 磁 


WEDHA., HERRE HAES 
RI, (AAR EEA 
过 深 ， RARAHI, 一般 在 
10 ~ 30Hz 范围 内 为 宜 。 对 于 固体 样 
唱 为 获得 高 分 辨 谱 需 要 将 试 样 装 人 特 
制 的 称 为 调 轮 转子 或 转子 的 锥 底 小 管 
外 作 高 速 的 魔 角 旋转 。 

MGR impact bead RKB iL 
BR. SRPMS MARAN A 


| 


BRARG MF BE ASE He RY BS RAAT, 
WK, FUSER. 大粒 径 的 占 
的 比例 较 大 - HAR Et ATE ER AD 
SUH Be TE ORR SWA 
EOL, A RE, EER 


| 和 气 深 腔 粒 径 碱 小 ， 产 生 更 多 的 粒 径 
:小 的 气 溶 胺 。 当 由 气 洲 胺 表面 张力 形 


ARIA J 5 A ine Bh E Hk BF A 
ih, AARNE O), EREE 


| BHAE, PAC HE Ade RAE RE, 


准 弹 性 光 和 散射 quasi-elastic light 
scattering 在 散射 成 分 中 含有 丰富 


的 频率 位 称 信 息 、 其 频率 位 移 最 小 


的 中 心 部 分 称 为 准 弹 性 光 散 射 。 在 
淮 弹 性 学 散射 中 ， 由 于 散射 质点 的 
PW Beat, SRR ET 
RCA SA Reh Ba, FEBS 
FS] BB (2 BB BS HE PS Be, 
由 于 该 萄 应， 对 处 于 静止 参考 系 中 
的 观察 者 来 说 ,运动 质点 辐射 的 次 
HAE (BHAR) 要 发 生 相 对 
TAH KARHE. HEATER 
射 测量 的 是 由 多 兽 勒 效应 所 引起 的 
散射 光 频 率 微小 位 移 政 其 对 散射 第 
度 的 依赖 性 - 

准 分 于 激光 器 excimer laser WË 
分 子 是 一 类 特殊 的 分 子 ， 它 只 在 电子 
激发 态 时 是 束缚 的 分 子 ， 而 在 基态 时 
不 稳定 ， 发 生 离 解 。 准 分 子 是 一 种 短 
寿 俞 分子， 常见 的 这 类 分 子 有 An. 
Kra, XeO, XeF, ArF, KrF, XeCl. 
He]. EF BOE EB 
为 激光 介质 . PRN RRA 
发 光源 的 一 类 激光 器 。 下 页 表 为 一 些 
谁 分 子 介 质 的 工作 波长 。 


MEPL zhue  &ó7 


HEADY Mey | Ke, | Ar | KrF 
BK om 176 146 126 : 248 
次 分 车 Ark 
波长 /nm | 193 
准 分 子 离 子 quasi-molecular ton 


值 的 情况 下 ,无 法 估计 和 傅 定 准 确 度 ， 


”在 实际 :『 作 中 ,通常 用 标准 物质 或 标 


准 方 法 进行 比 对 试验 ,在 无 标准 物质 
或 标准 方法 时 ,常用 加 入 被 测定 组 分 


: 的 纯 物 质 进行 同 收 试验 来 估计 与 确定 


Meo? 6 FC pseudo molecular _ 


ion), FFX PRIA A 
已 不 提倡 使 川 。 

准 光 镜 MEME AS. 
EHAE. ARH Te oct 
一 ,其 作用 是 把 从 和 狭 链 来 的 兴 准 直 为 
平行 光束 ,而 后 再 投射 到 色散 元 件 
CR RCH) 上 去 。 困 此 ,光谱 仪 的 
获 允 位 置 必 须 处 于 准 直 管 的 焦点 处 。 
用 透镜 作 准 直 管 时 ,由 于 透镜 材料 存 
在 色差 , 即 对 不 阿波 长 的 光 的 折射 率 
不 同 ,实际 上 只 能 使 从 狭 甸 来 的 光 辐 
射 中 的 某 一 波长 的 光 成 为 平行 光束 ， 
而 其 他 波长 的 光 只 导 接 近 平 行 光 而 
已 ,因此 往往 采用 复合 透镜 组 作 准 直 
管 , 加 以 改进 .也 可 采用 冉 球 面 反 射 
SEA BH LOA ES. TH% 
ADELA AERA SE. 

HE FT iE ik 
电流 同时 受 扩散 速率 和 电极 反应 速率 
控制 的 伏 安 曲 线 。 

RRM accuracy ”在 一定 实验 条 
件 下 多 次 测定 的 平均 值 与 真 值 相符 合 
的 程度 。 淮 确 度 表征 系统 误差 的 大 
小 ,以 误差 或 相对 误 闫 表示 ,误差 或 相 
对 误差 越 小 ,准确 度 越 高 ， 己 定 系 统 
误差 可 用 修正 倩 米 修正 ,未 定 系 统 误 
差 可 用 不 确定 度 来 悄 计 。 在 不 知道 真 


collimator 


quasi-reversible wave 


”分 析 测 试 中 为 控制 测试 结果 的 系统 误 


HERE. 调 量 精密 度 好 是 获得 好 的 淮 
确 征 的 先 次 条 任 . 测 量 精密 度 不 好 ,不 
可 能 获得 民 好 的 准确 度 ， 

HED BE IS Fa 在 


accuracy control 


差 在 所 多 许 的 范围 内 所 必须 的 全 部 有 


。 计划 有 系统 的 技术 与 管理 活动 。 所 采 


取 的 技术 和 管理 措施 有 :使 用 标准 物 


， 质 ,与 标准 方法 进行 比 对 ,进行 加 标 阿 


收 试验 ,合用 密码 样品 和 管理 样品 进 
Thiet ADA eS. 
EEA REHNE SAR A Ena HE E 
期 的 要 求 ; 

4B collimator RRR. 

浊 度 turbidity (EL 
体系 图 神 的 程度 。 影 响 神 度 的 因素 首 
先是 沉淀 物质 的 含量 ,其 次 是 形成 沉 
注 的 条 件 诸如 酸度 ,温度 及 溶剂 
性 质 等 。 

HENES turbidimetry H]AA 
度 进 行 分 析 测 定 的 方法 。 定量 分 析 的 
基础 是 校正 曲线 。 将 一 系列 标准 溶液 
在 -- 定 的 皮 应 条 忻 下 生成 沉淀 , 待 稳 
定 后 ,测定 其 吸光 度 , 建 立 校正 曲线 ， 


据 此 进行 定量 分 析 。 

湿度 法 turhidimetry Ale tHE. 
SW MER. 

这 度 计 nephelometer 是 专用 于 


检测 环境 水 ,饮用 水 饮料、 针剂 等 液 
ERE HERMENN, E 


S68 zhuo rE 


城市 自 米 水 上 EKAT AR ok St Ee 、 


液态 产品 质量 控制 领域 应 用 广泛 神 | 
| RRMA EST ASE R Bp SEO Ae 


RHEE RACE a he, PR 
丙种 :检测 光线 入 射 和 出 射 液 样 脐 后 
的 强度 差别 的 比 溃 计 (检测 因 液 样 中 
走 泽 微粒 的 光 散 射 和 光 吸 收 作用 而 造 
成 的 光 强 度 损 失 ) ,检测 光 入 射 后 被 
悬浮 微粒 散射 射出 的 光 强 度 的 秀 射 测 
诬 计 (一 般 在 与 入 射 兆 方向 90° ha 
向 检测 散射 交 强 度 ) 。 散 射 注 魔 计 炙 
敏 度 很 高 ,利用 激光 散射 名 度 仪 甚至 
可 以 检测 出 生物 抗体 -抗原 作用 后 后 
物 分 子 大 小 变化 而 造成 的 微 儿 度 变 化 
{用 于 癌症 早期 诊断 等 工作 ) 。 
TER 


colour agent 


用 合成 色素 和 食用 天 然 色素 两 大 类 。 
食用 合成 色素 证 要 指 人 工 化 学 合成 方 
法 所 制 得 的 有 机 色素 ,目前 世界 上 多 
许 合 用 的 合成 色素 几乎 全 是 水 溶性 色 
素 。 食 用 天 然 色素 是 来 自 天 然 物 ,日 
ASR ARRAN EM CA 
法 所 获得 的 有 机 包 素 。 EB 
植物 组 织 中 提取 的 ,也 包括 来 自动 物 
和 微生物 的 … 些 色素 - 

FMF daughter ion ”由 选 定 的 母 
离子 产生 的 离子。 月 前 更 推荐 使 用 具 
有 相同 意思 的 product ion 一 词 . 

FMFAH product ion scan H 
联 质谱 法 中 的 一 种 最 常用 的 扫 措 方 
式 。 通 过 第 -- 级 质谱 的 质 居 分 离 , 选 
aa EES ,经 碰撞 活化 ,形成 
ERREA POTA T). 通过 
RAFTAAR H amea 
的 结构 信息 。 


Soh Sp aT ultraviolet analyzer 
通常 特 指 用 于 工业 牛 产 过 程 在 线 分 析 


外 -可 见 分 光 光 度 计 不 属 此 列 }.。 紫外 
分 析 仪器 利用 物质 分 子 在 紫外 区 的 省 
吸收 特点 ,有 求 用 楷 外 光源 (特制 的 高 
强度 紫外 灯 ) R RE SMIRE H REMI REE 
分 子 在 其 吸收 蜂 处 的 光 强 变化 ,然后 
推算 出 该 组 分 (分 子 ) 的 深度。 工业 
在 线 紫 外 分 析 仪 器 通常 对 明确 的 分 析 
对 象 完成 快速 ,可靠 的 在 线 定 量 分 析 
监控 任务 。 

紫外 光电 子 能 谱 


ultra-violet photo- 


1 electron spectroscopy; UPS 主要 使 用 
使 食品 着 色 
和 改善 食品 色泽 的 物质 ,通常 包括 食 | 
】 结构 . 空 态 分 布 和 表面 态 情 认 的 光电 


紫外 能 量 范 围 的 光子 激发 样品 价 亮 层 
电子 ,分 析 样 品 价 党 层 轨 道 结 构 .能 带 


子 能 谱 。 是 研究 固体 表面 能 带 结 构 和 
电子 态 最 常用 的 方法 。 
紫外 光度 法 测定 蛋白 质 
nation of protein by UV-spectrometry 
一 种 快速 测定 蛋白 质 含 量 的 方法 。 蛋 
白质 及 其 降解 产物 (如 肪 . 肽 和 氨基 
酸 等 ) 在 280nm AOR UY OR IE AE 
白质 浓度 (3 ~ 8mg + ml!) 成 直线 关 
系 ,因此 ,通过 测定 蛋白 质 溶液 的 吸光 
度 , 妓 可 由 标准 曲线 求 出 样品 蛋白 质 
aH. PRE ACA ee Ae 
HRARE RSH. AT REE 
FARR ATS PE EHR ETE, # 
7M. oh A 
蛋白 质 在 2800m ,核酸 在 2601m, 8A 
是 230nm ,特定 蛋白质 在 此 三 个 波长 
下 的 摩尔 吸光 系数 是 一 定 的 ,因此 在 
生 北 分 析 上 常 可 用 此 三 波长 的 吸光 度 


determi- 


® Zi 869 


Le ER A E aL AP A PH) BT 
AP eit ih. 

H hE ulraviolet region 证 是 

-种 电磁 波 , 按 其 能 量 或 波长 可 分 为 
不 同 的 光 区 ,紫外 光 基 该 长 比 可 见 光 
HAWE, 紫外 光 芝 太 敏 是 指 200 ~ 
400nm 有 指 200 ~ 360nm ,不 统一 ) 波 
长 的 光 , 对 应 频率 约 10" ~7.5 x 10" 
Hz, 属 分 本 的 价 电 子 或 目 键 电子 跃迁 
产生 的 辐射 . 

紫外 激发 共振 拉 各 光谱 
let laser resonance Raman spectroscopy 
PRIN A Se te Har FE eT AA 
激发 光源 的 波长 是 在 紫外 区 (200 ~ 
380nm } ,所 测 物质 恰好 在 紫外 区 有 强 
烈 的 吸收 , 若 选取 与 物质 的 紫外 吸收 
峰 相 近 的 波长 作为 激发 光源 , 则 所 得 
的 拉 曼 光谱 即 为 紫外 激 发 共振 拉 曼 光 
谱 。 它 总 著 地 增强 了 拉 曼 效应 ,从 而 
大 大 提高 了 拉 曼 光谱 的 名 敏 度 。 例 
如 ,1987 年 Copeland 等 建立 了 一 种 用 
Pe SPR A Se eg aR Ae SB HLT AER I 
谱 带 测定 蛋白 质 二 级 结构 的 方法 ,所 
用 的 紫外 激发 波长 分 别 是 200nm 
和 1921m, 

紫外 -可 见 分 光 光 度 法 ulnaviolet 
and visible spectrophotometry ”化合物 


Ultra-vio- 


定性 和 定 基 分 析 的 一 -种 常见 方法 。 当 


紫外 -可 见 光 (波长 大 约 在 180 ~ 
780nm}) 上 照射 介 某 些 有 机 北 合 物 (主要 
是 不 饮 和 化 合 物 ) 和 无 机 化 合 物 ( 主 


要 是 金属 配合 物 ) 上 时 ,分 子 会 发 生 : 


从 发 电子 能 级 向 高 电子 能 级 的 跃迁 ， 
并 吸收 与 电子 能 级 善 相对 应 的 光 的 能 
B, BR ob F AS EA Oe EC Be BK 


为 电子 光谱 .电子 带 状 光 谱 )。 通过 


| 吸收 光谱 蜂 的 位 置 .形状 可 以 进行 化 


合 物 的 定性 分 析 ; 利用 各 波长 下 的 吸 
光度 与 化 合 物 浓 度 的 比例 关系 (比尔 
定律 ) 可 以 进行 化 合 物 的 定 基 分 析 ， 
这 种 方法 称 为 紫外 -可 见 分 光 光 度 法 。 

紫外 -可 见 光 检测 器 ultraviolet vis- 
ible detector; UV-Vis 是 光源 部 分 可 
fed ey ba GE Be Sh ADT OE SE 


He ESE RE RE RM HE ADE EE 


检测 器 二 者 合 一 的 检测 器 ,通常 所 说 
的 紫外 检测 器 基本 上 都 是 问 时 可 进行 
可 见 光 检测 的 紫外 -可 见 光 检测 器 。 

雹 外 吸收 检测 器 ultraviolet ab- 
sorption detector 简称 紫外 检测 器 
(UV) ER TPES TRB SPE 
的 原理 设计 的 检 调 器 。 国 为 大 部 分 常 
见 有 机 物质 和 部 分 无机 物质 都 具有 业 
外 吸收 性 质 , 所 以 该 检测 器 是 液 相 色 
谱 中 应 用 最 广泛 的 检测 器 , 几乎 所 有 
小 由 色谱 仪 都 配置 了 这 种 检测 器 。 它 
不 公有 较 好 的 选择 性 和 较 高 的 灵 和 敬 
BE ,而 及 对 环境 温 庆 ,流动 相 组 成 变化 
和 该 速 臣 动 不 太 敏感 ,因此 既 可 用 于 
SEO a AF MER. He 
WR ME pg + Lmg. 
L 范围 。 

紫外 l.i, EEEk UV-Vis 
I . I.U types of photographic plate 
天 津 感光 胶片 厂 出 产 的 光谱 感光 板 的 
HAE. ob | RR A: 
I2+5, RHHE:3.0+6.2, BR. 
<0. 06 , 感 色 范 围 :250 ~ 500nm; 紫外 
下 型 感光 板 , 录 第 度 :20 25, RHE: 
2.0 +40.2, 335: < 0.06, 28 & it El: 


250 ~ 500nm; 紫外 型 型 感光 板 , 过 敏 


E20 +5, KR 9.28402, B. 
<0. 06 É, ff. 200 ~ 400nm.， 其 
HE BS Oh TIL SUS A REE AA RL A 
的 ,使 用 波长 范围 可 扩展 到 200nm.: 

自 电 离谱 
copy PHHH oct BBR A ae 


self-ionization spectros 


PB LA a ei — PR RAS, RR 
Wie a A A, BT BE ak) E E 
ACA PACS. ARRENE A 
生 样品 原子 的 激发 ,此 后 发 射电 子 的 
过 程 与 俄 晤 这 程 相 似 ， 自 电离 过 程 与 
共振 吸收 ,与 组 态 相互 作用 有 较 密 切 


HKA. 
自动 俯 化 反应 auto-catalytical 
reaction 反应 产物 本 身 能 起 催化 作 


用 的 反应 。 例如 ,在 酸性 介质 中 用 
KMnO, 滴定 C,0:” 溶 液 时 , 其 总 反 
应 为 

2Mn0, +50,0 +16H === 

2Mn?' + 10C0, + BH,O 

开始 反应 速度 很 慢 ( 表 现在 MnO; 的 
HERA AMBRE) ,但 将 滴定 的 
进行 反应 速度 仍 来 写 快 ,这 荐 用 于 反 
应 产物 Mn** 本身 起 着 性 化 剂 的 作用 。 

自动 化 活化 分 析 automatic aetiva- 
tion analysis 整个 活化 分 析 及 其 分 析 
RAE Ze ACEP ,由 计算 机 
按 事 先 指定 的 程序 控制 自动 化 仪器 来 
完成 的 活化 分 折 。 优 点 是 自动 化 程度 
m MRSA, ABA He 
的 大 批量 样品 的 常规 分 析 . 

自动 进 样 器 
用 计算 机 控制 网 采样 (通过 和 章 计 ) . 进 


automatic sampler 


| EHX.: 


HEAWEI IER A A, H ER 
件 包 括 电 机 MES FR TEE PP BD H 3H 
多 通 阁 和 感应 元 件 。 它 适合 同样 色谱 
杀 件 下 样品 数 较 多 或 无 人 看 管 的 自动 


Asli eM ik Kjeldahl’ s 


i avtosystem for nitragen determination 


SHEL ASEH. RES. HORA | 


A CASTLES E BAe BM Se Jet a 


| SMR RA ELE, -MAM 


fC GAR) RA. RARA, RIE 
系统 、 数 据 显示 和 处 理 系 统 几 部 分 ， 


RAR aE ALTE A TT A ee BF A (aE. 


automatic milk 


自动 牛奶 分 析 位 
一 种 自动 分 析 和 牛奶 中 蛋白 、 


analyzer 


| 脂肪、 乳糖 等 含量 的 红外 光谱 仪器 。 


SAS PEE RSE PRR 
PRU, AR AT A BE RE GE OR ie ty 1745 
cm“' 。 蛋白 中 的 氨基 的 特征 吸收 为 
1548cm ' ， 乳 糙 的 关 基 的 特征 吸收 


为 1042em'， 可 采用 水 参 比 扣除 法 
或 参 比 波 长 扣除 法 进行 定 生 分析， 此 


仪器 的 测定 数据 己 获 4045 认可 。 

自动 生化 分 析 仪 automated bio 
chemical analyser 在 同一 台 信 器 上 自 
动 进行 吸 样 . 吸 试剂 、 混 合 、 去 干扰 
H. (UR. 检测、 结果 计算 、 报 告 打 
EMAG i, RA AMER 
HIME. 

自动 匀 场 auto-shim 对 接收 的 信 
号 施加 匀 场 调制 氨 茵 ， 随 着 仪器 分 辩 
变化 时 能 获得 个 电压 差 反 司 到 义 场 
电源 上 ， 控 制 各 场 电 流 达 到 稳定 分 辨 
SHAR. Ase SR 
率 稳定 器 。 MERRIER ADS y Bh 


i ee. 2 平面 上 的 磁场 不 均匀 性 因 


旋转 基本 上 被 下 均 掉 ,而 了 方 辐 的 磁 
RATA REE, SEE y 
HARRAPA N. RR m 
EER 2 Hee ETL Po SPE E A KI 
BETHE ae de, 但 > 
方向 的 磁场 不 均匀 性 却 不 能 半 均 掉 ， 
要 控制 z 轴 34 场 线圈 中 的 电流 , 

自发 发 射 
BoA AST ET ab RES 
BRR AC AS T A RRE SURE AE EE 
Bar ER Ae SR. Sb PR AS 
的 平均 太 傅 很 短 , 约 为 10 ~ 10s, 
ERS RARE BARR See BERS 
的 倾向 ， 在 de 时间 内 ， 白 发 发 射 的 
原子 数 dN; 与 处 于 较 高 能 态 j 的 原子 
HON, RE E. 

dN; =A Nde 

AP. A, aA A A et 
ABET HH Beh ABBAS FA Be BR RE 
能 态 KUL. RRA 
x, 它 的 数值 范围 强 谱 线 约 为 
10° - 3 ， ， 弱 谱 线 约 为 19"。s 或 更 
小 。 自发 发 射 跃迁 的 特点 是 ， 激 发 态 
尖子 各 自 独 立地 自发 地 发 射 辐射 ， 所 
发 射 的 辕 射 频率 相同 ,被 此 之 闻 没 有 
夯 定 的 位 相关 系 ， 偏 振 方 向 和 传播 方 
向 基 随 机 的 .原子 由 最 低 激发 态 牙 迁 
到 基态 发 射 的 谱 缓 ， 称 为 共振 线 。 共 
振 线 的 激发 能 最 小 ， 原 了 最 容易 激发 
到 最 低 油 发 态 ， 因 此 ， 共 振 线 是 原子 
光谱 中 的 最 强 的 谱 线 . 

ARRAS RH spontaneous Raman 
scattering JAS Sm Et, Jet 
会 被 物质 分 CATE RAE 
SARE BUN . FAYE MERE BT eg a 


spontaneous emission 


PUT Be eR. AIT SE 


”没有 改变 ， 仍 保持 人 射 光 频率 ， 这 就 


EHE St SP EK E Ae BY R E NE 
a. ETSA TAE, JE 
分 能 量 转移 给 分 子 使 共振 动 或 转动 能 
级 激发 、 或 反之 起 处 于 激发 能 级 的 分 
了 将 部 分 能 量 转移 给 光 于 ， 使 光子 能 
菁 增加， 就 使 散射 光 频 率 发 生变 化 ， 
客观 上 出 现在 南 利 敬 射 谱 线 两 侧 岂 现 
频率 有 正 负 增 量 的 散射 线 ， 这 种 现象 
BATES ST, Bee oe ae Bee ot 
{或 被 数 增 曙 ) 值 与 分 子 的 振动 或 转 
动能 级 差 相 当 。 

自然 腐蚀 电位 free corrosion po- 
tential FRAIL LTE DT k 


+B AAR Bat ti AT AS Bn Re 


， 激发 态 寿 命 无 限 长 ， 


EPA nature linewidth [rl 


牛 路 秆 的 能 级 有 限 寿命 相 联 系 的 谱 线 


宽度 。 谱 线 自然 宽度 的 线 型 函数 为 洛 
ERR, 绑 型 隧 数 两 器 半 高 度 处 相 
应 的 频率 bv, 与 办 之 间 频 率 的 跨度 
az ， 即 为 详 线 的 自然 宽度 。 基 态 原 
子 是 稳定 的 ， 原 子 的 有 限 寿 命 仅 取决 
于 激发 态 厌 子 的 平均 寿命 7。 根据 海 
森 堡 测 不 准 原 理 ， 7 作为 财 迁 时 刻 木 
确定 度 的 量度 At =r, JAER RIRE 
不 确定 度 AE 相当 、AE 与 rx 满足 测 


不 准 关系 式 ， AE © yoo, RAN 
能 级 的 
BRR RAE ALO, MARR 
格 确定 的 能 量 E， 诺 线 才 是 单 色 辐 


的 有 根 值 ， 即 能 级 的 能 册 必 有 一 定 有 


限 的 宽度 ， 谱 线 的 频率 在 Anw = OE iy 


Tye, 


围 内 是 不 确定 的 ，Apn mr, M 
发 态 原 子 的 半 均 寿命 7% 29 10-7 ~ 


10 nm RR. 对 于 原子 光谱 线 宽 ， 
与 其 他 因 案 引起 的 变 寅 10 ~ 10 7 
om 相 比 ， 自然 宽度 可 以 忽略 不 计 . 
TER WP mH Ue IE He 
中 ， BAR EEE a BE TE, 
(D BE ete ALR he PE 
HE, RAE TH MR HE eB a E RI 
一 定 宽度 ， 

自身 免疫 性 疾病 autoimmune dis- 


PE BB oe t pay Pee E Ae ap 
BRE BH Smith-Hiefije 


| background correction method 中 密斯 
10°°s, Avy HJW 10's’, AA, AO ， 


(S. B. Smith) Mas eae (Jr. G. M. 
Hieftje) 提出 的 :种 校正 背景 方法 。 
当 以 风电 流 脉冲 供电 时 ， 元 素 空 心 阴 
极 灯 发 射 锐 线 光谱 ， 测 得 麻子 吸收 与 
ARR BO CE, PES BB H 
EHS, TEELE A ag 
原子 浓度 足够 的 高 ， 发 射线 产生 自 
OR, a A AML AG E Be YO te 
BURGE. PA Ade Ee, 
使 可 校正 背景 吸收 。 该 法 可 在 紫外 可 


ease ”由 抗体 或 TT 淋巴 细胞 与 自身 抗 
ARERR mn RRB. Bb 
现 数 十 种 自身 免疫 病 。 

自身 溶血 试验 
正常 人 血液 用 玻璃 珠 去 纤维 蛋白 原 搞 
#,2VC8GR, PERD., 
而 遗传 性 球形 、 非 球形 细胞 洲 血 性 贫 
血 症 ， 溶血 有 不 问 程度 的 增加 。 经 加 
ABS PR ATP 后 ,溶血 得 到 不 同 
EESE, it Ygor a i 
性 疾病 。 

自体 称 植 


autogrofting 献 出 移植 


物 的 个 体 和 接受 移植 物 的 个 体 为 辐 


个 体 时 的 移植 ， 如 以 患者 自体 皮 辩 修 
复 基 些 缺损 。 不 存在 免疫 排 扩 问题 .。 

BRIM self-absorption broade- 
ning [AUR ARA Ss ER 
CRHSRHOMS., AOR ee Ah 
珠子 相互 碰撞 引起 的 压力 变 宽 ， 随 原 
子 浓度 增高 而 增 大 。 随 着 谱 线 变 宽 ， 


谱 线 强度 减 小 ， 但 减 小 的 程度 并 不 是 ， 
原子 法 度 的 线性 范 数 ， 其 结果 导致 工 


autohermojysis test | 


见 区 金波 范 肝 内 校正 背景 级 收 ， 可 扣 
除 吸 光度 高 达 2 的 背景 吸收 ， 适 用 于 
在 高 电 就 脉冲 下 谱 线 产生 产量 自 吸 的 
JOR, UT ARS ARP HE BRC 
素 ， 测 定 贡 敏 度 有 很 天 的 降低 。 
EPR SRF self-absorption effect 

自 吸 效应 使 发 射线 在 谱 线 的 中 心 比 两 
便 吸 收 更 多 的 辐射 ， 导 致 谱 线形 状 和 
强度 的 改变 。 在 火焰 中 心 较 热 区 域 原 
子 发 射 产生 的 光子 ， 通 过 相同 麻子 的 
冷 蒸 气 时 ， 肯 次 被 外 围 的 同 种 元 素 的 
基态 原子 所 吸收 ， 后 者 变 为 激发 态 ， 
再 通过 发 射 辐 射 ， 无 辐射 碰 擅 或 内 转 
换 损 失 能 量 。 由 于 在 内 部 较 热 区 域 的 
原子 运动 更 快 ， 发 射线 的 多 普 勒 变 宽 
比 吸收 钱 迹 宽 更 大 ， 因 此 光源 线 的 中 
心 比 过 毕 吸收 更 强 。 在 低 原 子 浓度 


| 时 ,吸收 线 具有 高 斯 分 布 形状 ， 随 着 


EBERT. ERMI, (APPAR TE th 
TRTE. CAR eB TPB 
KATEA. FBP ee BR 
F. A Sa PA BRR A Zw BL Be 


的 波长 范围 ， 肖 到 较 少 的 原子 处 于 极 


收 状态 . 因此 ,吸收 强度 比 预 期 的 | 


W. ERA BR AEEA B RER, 


峰 变 得 很 贷 ， 谱 峰 其 未完 全 消失 , E : 


称 为 自 蚀 。 
Ae 
WRR bh Em EM PRR TE 
AEAEE AS Fd A ea 因 
IHL “Se Mie TAT, Ce I AB 
有 一 小 部 分 自 旋 所 处 环境 完全 相同 ,并 
处 于 共振 状态 。 这 些 处 在 相同 环境 下 


NEES HO. 每 个 自 施 包 | 
的 吸收 曲线 是 均匀 增 宽 的 ,属于 沼 伦 效 | 


线 型 。 实 际 观 测 的 谱 线 是 由 各 个 自 旋 
包 的 吸收 曲线 的 包 络 形成 的 ,六 于 高 斯 
BW. SARS MR. 
AEREE 
BAH ERA ESR HEM. tn 
FFE — EER ES EH ( A 
AAEE) 以 共 价 键 的 形式 与 
之 相 结 合 , 异 助 于 报告 基 团 的 ESR 波 
谱 倍 息 来 反映 该 报告 基 闭 周围 环境 的 


变化 ,从 而 了 解 抗 磁化 合 物 的 物理 化 ` 


学 性 质 。 白 旋 慰 记 法 在 研究 生物 大 分 
子 , 生 物 膜 等 方面 有 较 名 应 用 。 
自 旋 标记 物 spin label 
记 法 中 , 需 使 用 顾 磁 性 报告 基 团 标记 
的 化 合 物 。 这 种 报告 基 团 应 具备 如 下 
条 件 : 第 一 必须 是 足够 稳定 ;第 二 是 能 
够 以 某 种 方式 结合 到 被 研究 物质 的 某 
全 部 位 上 ;第 三 ,其 ESR 波谱 的 变化 
对 环境 的 物理 ,化 学 性 质 极 为 敏感 ,而 
报告 基 团 本 身 对 体系 的 扰动 却 其 微 ， 
符合 上 还 条 件 的 顺 态 性 报告 基 团 ,并 
与 被 研究 物质 共 价 结合 者 称 之 为 白族 


spin packet ”在 谱 线 非 均 旬 


EARE 


标记 物 。 与 样品 以 其 他 方式 结合 者 
CARA ERA BRET 。 

自 旋 捕捉 法 spin trapping method 
有 不 少 像 ， OH. - OOH 一 样 的 在 常 
ii F ESR 很 礁 检测 出 来 的 不 稳定 自 
由 基 , 这 种 短 寿 命 自由 基 通 过 与 中 性 
分 子 或 离子 的 不 他 和 键 反 应 被 捕 所 ， 
可 转换 成 相对 稳定 的 自由 基 : 不 稳定 
自由 基 + 自 旋 捕 提 剂 一 自 旋 加 会 物 
‘稳定 自由 基 ) ,从 而 递 过 解析 该 新 自 
击 基 的 ESR 谱 图 ,可 以 鉴定 原来 的 不 
稳定 自由 基 。 这 种 方法 称 之 为 自 旋 捕 
HR. 

AMEA spin trap ff A het 
捉 法 中 用 于 捕捉 不 稳定 自由 基 的 化 合 


H. ARARAS ARANE 
spin label method $ j 


BY He AFG LS H, a 2- FA 4-2- 
亚 硝 基 丙 烷 【 2-methy]-2-nitrosopro- 
pane, MNP) „Æ -t-J 3021 AM ( phenyl- 
t-butylnitrone , PBN) 5,5-2 IP 4-1-0 
ees OK 1-9 FE (5, 5-dimethyi-I -pytroline- 
i-oxide, DMPO) 等 。 

自 旋 -轨道 分 烈 spin orbital split- 
ling 一 种 能 级 分 榴 瑰 象 。 即 当 … 个 
UT RSME RS SEAR 
后 ,在 生成 的 离子 中 必然 有 一 个 未 成 
对 的 电子 。 只 要 这 个 未 成 对 电子 的 角 
量子 数 上 >0, 则 必然 会 产生 自 旋 - 罗 
道 间 的 耦合 作用 ,发 生 能 级 分 裂 ,于 是 
在 光电 子 能 谱 图 上 就 表现 出 双 
峰 结构 。 

自 旋 -轨道 耦合 spin-orbit coupling 
不 同 多 重 态 之 亲 的 牙 迁 在 黄 子 力学 上 
是 自 旋 禁 阻 的 ,而 借助 自 旋 -轨道 磷 合 
作用 可 以 使 其 成 为 可 能 。 定 性 解 酸 


是 ,电子 的 轨道 运动 诱导 出 一 个 磁场 ， 
EAHA GREAT. a 
HHEH SSR Sa E oes os A 
向 发 生变 化 ,这 种 机 理 称 为 自 旋 - 轨 道 
Wea. EU Ca aA ATE 
SHAT BEF AR A fa — 
A ekzi [Le AS Be LK, 
FU RIG A GH a, 

自 旋 -轨道 耦合 常数 spin-orbit cou- 
pling constant 在 原子 和 分 子 中 .未 偶 
WERT SOA Ae SAA 
HAMS LAR EAT ARES 
SERIE EAR. E AER ee 
A he Sui A eA 

Heal -§ 

式 中 ,是 自 旋 - 轨 道 耦合 常数 ,常用 
能 量 单位 或 波 数 表 示 , 它 代表 了 自 旋 - 
罗 道 炼 合 相互 作用 的 大 小 。 自 旋 - 办 
RAHAT se 因子 及 零 场 分 
型 都 有 很 大 影响 ,对 于 有 机 自由 基 及 
9 基态 的 金属 离子 等 ,由 于 轨道 角 动 
HEERO. A eB 18 8 fF 
用 很 小 ,g 因子 都 接近 于 自由 电子 的 
8.。 常 见 的 过 滤 金 属 离子 有 较 大 的 自 
BURMA SH, Rep d ~ a 离子 
AA ENG. Hd ~ 中 离子 具 
有 货 值 。 

FREE spin-echo method $= 
FE BR RT A) T, 的 一 种 方法 。 对 
体系 施加 一 个 出 现 回 波 信 和 号 的 


(F). -r-n (BK a) -7 的 脉冲 序 


列 ， 在 第 二 个 了 时 刻 前 后 区 间 观 测 到 
TEPER r 时 刻 达 到 极 大 值 
而 后 又 渐渐 衰减 的 信和 号， 这 就 是 自 旋 


同 波 。 回 波 的 幅度 与 外 磁场 空间 分 布 
的 不 均 匀 无 关 。 各 旋回 波幅 度 的 误 减 
$d A A a ETL AY eat 
fo. Yr ANG, a a 
较 小 而 可 忽略 。 回 波幅 庶 正 比 于 exp 
(~ Fr) 改变 = 值 ， 作 一 系列 回 波 


| 实验 测 得 27 时 刻 的 信号 强度 ， 寻 可 


È T, fA. JHB ADERE. 
FA 2 E oe HA SE a 
sional spin echo correlated spectrosco- 
py; 2D-SECSY 一 种 能 通过 自 旋 辐 
波 和 信息 中 获取 与 化 学 位 移 相 关 庶 
(COSY) 相似 的 二 维 谱 的 方法 。 计 
算 机 的 存 此 较 小 时 用 。 对 于 分 子 量 较 
KADY, ARR RBG TT Æ 
的 谱 蜀 需 用 很 大 的 数据 库 ， 可 能 超出 
一 般 谱 仪 计算 机 的 存储 量 。 为 减少 数 
据 量 ， 可 降低 二 轴 的 取样 频率 。 采 
集 在 施加 的 脉冲 序列 之 后 体系 所 形成 
的 回流 的 后 半 捧 的 入 号 而 得 谱 。 室 的 
脉冲 序列 为 
F -90° -二 -90" -采集 回流 后 半 
部 分 (ty) 
本 方法 区 F， 维 的 分 辩 率 下 降 -一 半 ， 
FARR TR. AUC Be AR, 
Fade Elta it 
ted spectroscop; SECSY SECSY 与 相 
关 电 子 自 旋 共 振 诺 (COSY-ESR》 昌 
然 都 采用 双 航 冲 序 列 ， 但 有 明显 的 不 


同 。SECSY 的 脉冲 序列 为 9 - - 


two dimen- 


90° - 


spin eche correla- 


90° ~ 于 Rh 这 里 有 两 个 沉 


AH z 875 


1H, 2 个 演化 期 才 后 ,会 形 


RE, n 为 检测 期 ， 此 时 采集 的 是 | 
回 波 数据 .经 沿 次 博 里 叶 变 换 就 可 得 


到 SECSY Bf, E COSY-ESR 谱 中 ， 


国 很 多 样品 中 电子- 电子 偶 极 作用 条 


化 学 或 海 森 保 交换 作用 很 弱 ， 所 以 经 
常 观测 不 到 表示 峰 - 峰 相 关 的 交叉 峰 ， 
SECSY 谱 中 在 一 个 频 域 轴 方 向 上 的 
SESE EIS. MA — A ae 
方向 上 的 峰 则 是 均匀 增 宽 的 。 

自 旋 极 化 spin polarization 
FBA FI — BCH EH. dn 
HAIR, SERET] 2p, 轨道 中 没 
ARTI. Waa FRA (a) 和 
Cb) 是 等 几率 的 ， 所 以 在 质子 上 静 


WARES AS, 如果 2p, 轨道 上 放 . 


太一 个 自 旋 为 和 前 电子 后 ， 电 子 组 
态 (a) 和 (b) 就 不 再 是 等 几率 的 。 
根据 Hond 规则 ,在 间 一 磋 原子 上 ， 
如 果 两 个 电子 分 别处 在 两 个 不 同 的 轨 
HE, RATES RRS AFT. 
所 以 对 基态 来 说 ， 组 态 (a) E (b) 
的 能 量 低 ， 出 现 的 几率 大 ， 即 质子 上 
HP ARRE Fo 自 旋 ， 因 此 在 质子 
土产 生 负 的 白 旋 密度 。 这 就 是 自 旋 极 
化 。 需 注意 的 是 自 旋 极 化 的 结果 在 碳 
原子 出 现 正 自 旋 密度 ， 在 质子 上 就 出 


An aE. 
人 =) 


(a) {b} 


具体 | 


| AAA RRR 


′ 态 电子 极 化 那样 的 偏离 热平衡 值 的 异 


常 自 旋 布 居 数 所 产生 的 自 旋 极 化 。 

ARES spin adduct AAR 
捕 提 法 中 不 稳定 自由 基 与 自 族 捕 提 剂 
反应 生成 的 较 稳 定 的 自由 大 称 之 为 自 
旋 加 合 物 。 

B-RA spin-lattice relaxa- 
tion ” 当 发 生 磁 共振 时 ， 自 旋 布 居 处 
于 不 平衡 状态 ， 为 了 维持 共 据 吸收 ， 
必须 通过 某 种 方式 使 自 旋 体系 能 够 扑 
于 恢复 平衡 状态 ， 妈 使 高 能 级 的 粒子 
通过 某 和 名 机制 返 回 到 低能 级 ， 以 保障 
FERRETA oe BR 
子 数 。 在 此 过 程 中 高 能 级 的 粒子 数 有 
所 降低 ， 体 系 总 能 量 于 降 。 从 自 旋 体 
系 在 磁场 中 的 磁化 矢量 来 看 ， 初 始 的 


| 磁化 矢 基 顺 着 外 磁场 方向 《〈z 轴 方 


H., EAMG) AM. WRES 
tat, M, 便 偏 离 :方向 ,一 县 撤除 
扰动 的 作用 ， 偏 离 了 z phit M 的 纵向 
Sp KS BBM, ， 此 过 程 伴随 
善 能 量 的 释放 。 贝 于 早期 研究 表明 此 
REM TR ORRIN 
TAREA) 因此 称 为 自 旋 - 晶 格 
ERR (ABR BA [i] Sth RR ) 。 

FB BE spin density 自 旋 密度 
并 不 正好 等 于 未 偶 电 子 密度 。 当 分 子 
其 有 未 偶 电 子 时 ， 分 子 中 其 他 电子 也 
会 受到 影响 ,原来 已 成 对 的 电子 某 些 
IZAR ARIE, REAR 
电子 间 实 际 上 存在 着 电子 相关 《( 自 
DERG). AREER Me LER 
区 域 (或 原子 ) 处 的 电子 自 族 的 
aM, Bil 
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p: = PCa) - PCB) 
式 中 ,p, 是 分 了 中 区 域 i 上 的 自 旋 密 
度 ;Pite) PUO ERA a AEB 
旋 的 电子 在 区 域 5 上 的 总 志 率 密度 。 
当 p; <0 时 说 明 其 有 负 的 自 旋 密度 。 

自 旋 免疫 测定 法 
say; SIA 是 通过 观测 因 抗 床 抗 体 反 
JA, SEALE ch SEA ATF | AB ESR 
彰 号 的 强度 Ae we BE EE, Ma 
kA tt ie thet a FoR 


spin immuno-as- 


原 考 是 : 若 某 种 白 旋 标记 药物 和 未 标 


记 药 物 能 相生 竞争 地 与 相应 抗体 进行 
可 道 结 合 , 当先 配 制 好 一 定量 的 抗体 
和 一 定量 ( 比 抗体 多 ) 的 自 旋 标记 药 
物 的 混合 液 . 表 加 人 未 标记 药物 时 , 随 
莹 未 标记 药物 的 增加 ,与 抗体 相 结 合 
的 自 旋 标 记 药 物 将 脱离 抗体 。 只 要 测 
定 脱离 抗体 的 标记 药物 的 浓度 ,或 测 
定 仍 未 脱离 抗 垢 的 标记 药物 的 浓度 ， 
就 可 对 未 标记 药物 进行 定量 分 析 。 

Be Se REE spin membrane 
immune-assay;SMIA 也 叫 脂 质 体 自 
旋 免 疫 测定 法 。 当 连接 脂 的 抗原 (各 
种 药物 ,生物 物质 等 ) 溶 在 脂 质 体 的 
双 层 结构 ,并 使 抗原 部 分 突出 到 水 相 
时 ,就 可 以 串 特 异 抗 体 相互 作用 。 如 
果 补 体 存 在 , 竺 借 补 体 产生 溶 胞 作用 ， 
则 事先 被 捕 集 在 脂 质 体内 部 水 相 里 的 
自 旋 标记 物 就 释放 出 来 。 通 过 ESR 
信和 号 的 变化 测试 ,就 可 以 进行 深 胞 定 
BN eA PS PS EA 
测定 。 

BERS S MAAS sign of spin 
在 一 般 的 NMR 实 
is PAE PERE KAA HH 


coupling constant 


| 绝对 符号 ,只 能 决定 相对 符号 。 若 两 


MBA REA ROE RM. aR 
的 位 能 降低 ;具有 平行 取向 时 ,使 体系 
的 位 能 逢 高， 由 这 两 个 核 间 的 耦合 常 
数 为 正 。 若 取向 与 位 能 关系 相反 , 则 
AAA BRAT. FRYE AX 
经 两 个 化 学 键 被 核 MAAS 
HY, Be A HK A ER ej AE A—M 键 
上 靠近 A BME TR AR RT 
利 原理 .靠近 age FR EM 
BER Af, M—X 键 电子 靠近 M 
核 取向 为 正 , 靠近 X RTA, REN 
核 取向 为 正 。 这 说 明 A HA XK BB 
有 平行 取向 时 最 有 利于 体系 位 能 降 
低 。 因 此 A SX RSA OMA RH 
Ath. 通过 上 述 分 析 说 明 , 华 二 键 的 
RERA 为 负 值 ,而 经 三 键 的 耦合 
常数 为 正 值 。 

BRE spin decoupling 双 共 
振 技 术 之 一 。 以 AX 旋 ( 耦合 ) 体系 为 
例 , 当 以 频率 为 py 的 足够 强 的 射频 场 
B, 施加 在 X 核 上 ,同时 对 A 核发 射 
MEH vy 的 射频 场 ,A X 核 同时 
发 生 了 共振 , 即 双 共振 。X( 7= 六 J 
的 两 个 自 旋 状态 a AB RAE 
迁 和 快速 翻转 。 结 亲 在 观测 与 世 三 
Ay A Bastia a A 核 不 能 
区 分 A AR AR AE, BBE 
看 到 其 平均 取向 ,意味 着 ARS XK 
之 间 的 移 合 作用 消炎 ,A 的 谱 线 合 并 
为 单线 ,这 就 称 为 自 旋 去 耘 。 自 旋 去 
HARRER, 对 于 'H 核 可 表示 为 


, ‘HU'H}, HARKER, We 


'H{"F}.” F {'H}, CcC{'H}, 


H ai 
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SN{'H} PÒ H}S, ESENE 
的 去 耦 方法 有 扫 场 去 看 、 扫 频 去 耦 方 
式 及 INDOR 方式 。 脉冲 傅 里 叶 变换 
SEMIS WAR PRES. ade 
RER, RL. EAR. RI 
控 去 耦 等 等 。 利 用 它 可 以 简化 图 谱 ， 
内 图 谱 的 变化 中 找 出 硝 合 峰之 间 的 关 
系 ， 进 而 排 断 化 合 物 分 子 中 这 些 基 团 
之 间 连 接 关 系 。 

AW spin doublet 一 组 特征 
RX SYR eG TR, thA 
(HAS) 是 两 个 具有 共同 的 基 子 数 
aR IBA Os 各 为 +172 
和 一 172) 的 能 级 所 产生 的 一 对 谱 
线 ， 其 显著 的 特点 是 局 -元 束 双 线 
的 波长 相近 有 旦 具有 恒定 的 频率 差 ， 
MWK, SK. LaS La, b, 与 
Lys yg 25 LA 等 四 对 双 线 的 频率 差 基 
本 上 相等 ， 且 与 LIE 和 工 下 的 频率 差 
一 致 。 

自 施 锁定 ”spin locking ”在 旋转 坐 
标 系 中 ， 当 沿 x' 轴 上 施加 一 个 和 0* 脉 
冲 B, ,使 体系 磋 化 强度 M a y, 
随即 将 射频 场 召 的 相位 第 移动 { 相 
¥$)90° $E Bay’ RR. FRM B, 
PF MASE fa] JEM xB, = 0) 6 
HEKE MPB 锁定 在 7 轴 寺 ,这 
种 作用 称 为 自 旋 锁定 。 在 吾 作用 下 
M fee B77 th] RRS MT AA eh 
OR HORM Uta] T, Se Ra, 称 为 旋转 
ABR HP SA Je SBR BTE. 

AMIR spin probe 用 ESR 法 


研究 不 含有 顺 磁 物种 的 体系 时 ， 常 采 | 


用 自 旅 探 针 法 。 即 在 要 研究 的 体系 中 
加 人 适量 的 称 定 自由 基 的 小 分 子 作为 


自 旋 探 针 ， 遂 过 观测 自 旋 探 针 的 ESR 
谱 及 其 变化 ,研究 周围 环境 对 自 旋 探 
针 的 影响 ， 间 接地 得 到 有 关 该 体系 的 
信息 - 常用 的 自 旋 探 针 有 2，2，6， 
6- 四 甲 基 哌 啶 -六 - 氢 基 《2，2，、5，5- 
tetramethyl-1-piperidinooxyl, TEMPO ) 
及 其 入 生物 等 。 SWAMI. 

A eet AARE) spin tick- 


ling -PRIR R. SORA 


B 
| 场 B, 强度 比较 小 ， 满足 < 受 


B, 干扰 的 能 级 不 仅 粒 子 数 的 布 居 数 
发 生变 化 ， 而 且 会 使 该 能 级 发 生 分 
列 ， 从 而 使 被 观测 谱 也 分 裂 的 现象 称 
HEERMA. HRD Ah. FEAR 
JB, 的 强度 和 它 的 频率 是 否 对 准 干 
扰 线 的 中 心 有 关 。 这 种 用 干扰 图 
谱 中 某 条 谱 线 、 而 扫描 观测 其 他 谱 线 
强 麻 与 形状 的 变化 的 实验 称 为 自 旋 微 
扰 法 。 自 旋 微 扰 的 NMR 图 谱 中 , 凡 与 
被 干扰 的 谱 线 有 公共 能 级 的 谱 线 都 分 
裂 为 双 线 ,而 无 公共 能 级 的 谱 线 则 都 
不 发 生变 化 。 谱 线 的 裂 里 与 B, 的 强 
度 成 正比 , 且 与 被 干扰 线 的 强度 的 平 
方 根 成 正比 。 利 用 上 述 图 线 的 特征 ， 
可 以 发 现 隐藏 的 和 重合 的 谱 线 ;确定 
看 合 党 数 及 相对 符号 ; 措 出 谱 线 的 各 
能 量 之 间 的 关系 ,从 而 确定 自 旋 系统 
的 能 级 图 。 

ERIE spin temperature H} 
系统 的 粒子 在 商 能 级 上 布 居 数 的 差异 
ny ARE Sy A DERE Ta 
(E, -E,) 


P 
kinj — 
o( p) 


Ts 


P,P, AMP, 分 别 是 低能 级 (E) 
和 高 能 级 (CHL) 上 的 布 居 数 。 自 旋 
温度 和 物 霜 的 温 府 十 两 个 不 同 的 概 
念 ， 只 有 在 热平衡 时 ， 自 旋 温度 才 与 
WERE- hE et eB 
FURS R St eRe, IRE SOY 
FRE PIARER LF. HARRER EA JE 
Bi Se RE m ARE A E 
WE, (HAREM REEN. mn 用 米 

自 旋 系统 局 部 场 located field of 
spin system 构成 分 子 的 磁性 原子 核 
Sepa RET. BL AREE 
M, 对 离开 它 的 中 心 距离 为 处 会 产 
ER RA) 应 为 

M, 3r(M, +r) 
B= a a 
AFB, SO 成 正比 ， 所 以 分 子 中 
指定 核 只 需 考虑 与 其 相 邻 的 核 和 电子 
WERE BEA, BA Re 
系统 的 局 部 场 ,， CHAR ARRA 
部 磁场 。 

自 旋 和 章 动 ”spin mutation fF ATE 
ERE = PAR DUR B, 外 ， 在 x 
轴 方 向 再 施加 一 个 相当 于 核 拉 摩 频率 
o HS B,. 在 旋转 坐标 系 中 ， 
核磁 化 强度 绕 x BL fk = 
-3 外 ,旋转 。 这 在 实验 室 泽 标 系 中 来 
看 核磁 化 强度 嫉 绕 机 (2 HH) 以 w= 
-yB R RIERS., KER B, 
(x' 轴 ) R= yB, 角 频 率 作 进 动 ， 
这 种 运动 称 为 章 动 。 自 旋 章 动 的 角 频 
HOH ON! = -yl Bl. B, 脉冲 作 
用 时 间 t。《 即 脉冲 宽度 ) 将 使 磁化 
矢量 翻转 9 = y8,1,， 称 为 自 施 章 动 


fi. 在 旋转 坐标 系 中 ,射频 场 吾 对 
位 化 矢量 下 的 作用 相当 于 一 个 静 磁 
场 , MSH OB, 并 处 于 非 平衡 
T. ERRER, ALES 
HIB a mE LIFERI A BELA Topu 

Bat- ARERR spin-spin relaxation 
非 平衡 态 自 旋 体 系 在 恢复 到 平衡 态 的 
weet, Am LAZA ey EE 
给 周围 环境 ， 另 一 方面 自 旋 体系 内 部 
能 量 可 以 彼此 交换 .从 核 自 旋 体系 在 
磁场 中 的 磁化 先是 来 看 ， 当 未 加 横向 
磁场 五 i, ERE H 中 的 自 旋 体 
系 处 了 于 平衡 状态 ， 备 个 自 旋 之 间 的 自 
MERE u, Ap, 的 相互 关系 存在 杂乱 
无 规 的 相位 ， 这 时 的 横向 碰 化 强度 
MTF. AbH, 扰动 后 产生 
HM, 将 逐渐 趋 于 平衡 态 ， 即 趋 于 
零 ， 或 者 说 是 磁化 矢量 的 垂直 分 量 的 
进 动 相位 由 有 规 分 布 蕉 向 无 规 分 布 ， 
RSE BREA mew (OF RH e ae 
B) HAE. api iek 
去 相位 相干 ， 此 时 各 种 状态 的 自 旋 粒 
子 总 数 未 改变 ， RGAE EF 
变 ， 也 就 是 自 旋 体 系 与 晶 格 (环境 ) 
之 品 没 有 能 量 的 净 流 动 ， 这 一 点 与 纵 
RSF. 

自 旋 - 自 话 交换 相互 作用 spin-spin 
exchange interaction WERA EHA 
个 未 偶 电 子 , 由 于 电子 是 全 同和 粒 
子 ， 因 此 将 两 个 电子 相互 对 调 位 置 
后 ， 其 状态 应 与 头 体 系 状态 不 可 区 
分 。 考 虑 到 电子 间 存 在 杖 电 排斥 作 
用 ， 原 来 四 重 简 并 的 能 级 就 会 分 玫 
为 两 个 能 级 ， 一 个 是 单 重 态 ， 另 一 
个 是 三 重 态 。 昌 然 引 起 简 并 解除 的 
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原因 是 由 于 电子 间 的 静电 排斥 能 ， 
但 却 可 用 - Ph aE a ha A DE e i hi 
算 符 


H--2j8,-S, 
得 到 间 样 的 能 级 分 柳 。 上 式 代表 了 电 


”件数 ， MSS A PHAR HAR, 


电子 交换 由 互 作用 常数 ，2J 了 相当 二 ， 


单 重 态 与 让 重 态 两 个 能 级 的 同 隔 ,， 巾 
JHE eR AS BR, 
B, J>Ont, SHH RA. 而 了 


<OR, Hii YER. JABS : 


各 向 同性 的 。 

自 族 - 自 旋 耦 合 常 数 。 spin-spin cou- 
pling constant 表示 自 旋 - 自 旋 全 极 相 
互 作 用 的 大 小 。 委 看 零 场 分 型 条 和 零 
场 分 裂 参 数 条 、 电 子 与 电子 的 惕 极 - 
悍 极 相互 作用 条 

AM te te R auto-oxidation 
chemiluminescence 化 学 发 光 反 应 中 
一 种 化 合 物 通 过 自身 的 氧化 还 原 反 
应 ,可 以 是 健 佬 反应 也 可 以 是 非 愉 化 
反应 ， 以 此 提高 能 量 来 激发 氧化 还 原 
皮 应 过 程 中 生成 的 某 一 过 渡 中 间 栖 ， 
当 这 个 中 和 间 体 回 到 基态 时 ， 以 光子 的 
ERRARE, EFRR 
为 自 氧 化 化 学 发 光 。 

自由 度 degree of freedom ”确定 物 
体 或 物体 系 的 运动 状态 所 需 独 立 变量 
的 数目 。 如 自由 运动 的 质点 有 三 个 移 
动 自由 度 。 自 由 度 亦 称 变 度 ， 在 已 达 
到 的 平衡 体系 中 ， 若 改变 温度 EH 
或 浓度 等 可 变 因 素 而 不 引起 该 体系 相 
BRE, 这些 可 变 因 数 的 数目 称 为 自 
由 度 ， 常 以 了 表示 。 在 统计 计算 中 ， 
自由 度 等 于 数据 的 总 项 数 减 去 约束 条 


MARR f=n-k, 当 出 一 个 总 体 中 
随机 抽取 容量 为 = 的 随机 样本 ， 得 到 
n AW fe Tra Rey te Xpo BE OTK 
测定 都 是 在 某 范 围 内 以 概率 独立 取 


子 自 族 闻 的 交换 相互 作用 ,J 定义 为 ， 值 ， 样 本 容量 为 x， 就 有 个 独立 自 


由 到 值 的 机 会 ， BAREA n HIHA 


| 慰 准 偏差 时 ， 册 于 受到 计算 平均 慎 x 


HART = Te, 的 约束 ,在 个 测 


EEP, RA (a-t) 测量 值 可 以 
BARR, AAR fan-l. 在 一 元 
线性 回归 c=y 一 bx 计算 中 ， 由 4 个 
实验 点 氢 合 回归 方程 ， 必 须 满足 截 路 
a HENE b 的 约 东 条 件 ， 约 束 条 件数 
为 2， 故 自由 度 为 fF= 王 -2。 在 统计 计 


(H+, 总 自由 度 等 于 各 项 自由 度 之 
A, 此 称 为 自由 讼 的 加 和 性 ， 它 是 进 


行 方差 分 析 的 基础 。 

AAR RRS Free Induction 
Decay; FID BARAK REP 
VUE em 作 进 动 。 一 旦 再 受到 一 - 
个 以 mm 为 中 心 的 强 而 短 的 射频 脉冲 
沿 着 x' 轴 的 作用 ， 在 以 mu 为 中 心 的 
一 定 的 频 宽 范围 内 的 核 将 发 生 共 振 ， 
各 种 共振 核 的 磁化 矢量 都 在 y' 轴 向 产 
生 分 量 好 , 。 一 旦 停止 脉冲 作用 ， 便 
可 在 y 轴 向 的 感应 线 图 中 检测 到 相应 
的 随 着 时 间 调 总 体 按 指数 衰减 的 共振 
AS. RAE hi RRS. 记 以 
FID。 这 是 一 个 时 间 域 的 信号 。 当 栖 
系 存在 多 个 共振 频率 的 核 时 ， 各 核 有 
其 特征 we 与 了 ,因此 通常 检测 到 的 
是 各 个 FID 的 干涉 图 。 需 对 FID 进行 
傅 里 时 变换 ， 将 此 时 域 迟 号 转变 成 普 


880 zi A 


HAR UIA ea Ss CRIN). 
自由 基 (KE) 产量 检测 磁 共 振 
radical (reaction) -yield-detected mag- 
netic resonance; RYDMR 见 产 物产 
量 检测 电子 自 旋 共振 条 。 因 产物 是 自 
由 基 , 可 用 ESR 检测 产物 产量 。 
自由 基 对 机 理 radical pair mecha- 
nism; RPM 日 由 基 对 机 理 是 解释 化 
学 诱导 动态 电子 极 化 的 理论 之 一 。 当 
EERE NERA HER, ME 
生成 的 是 三重 态 或 单 重 态 的 自由 基 
对 。 因 为 未 全 电子 间 的 交 撞 相互 作 
Al, 三 重 态 和 单 重 态 的 能 级 会 不 同 。 
通常 此 时 的 交换 相互 作用 常数 了 fr) 
是 负数 ， 所 以 单 重 态 比 三 重 态 稳定 。 
这 里 的 > 是 自由 基 对 中 两 个 未 偶 电 子 
疗 的 距离 。J 随 着 + 的 增 大 而 减 小 ， 
三 重 疙 各 单 重 态 的 能 级 也 被 此 接近 。 
因为 在 强 磁场 中 存在 寨 曼 发 分 ,， Mr 
足够 大 时 ， 单 重 态 能 级 1S> 将 只 与 
SBA Ci TT, >, | T >, 
Ta >) 中 的 1 T > 能 级 发 生 简 


并 。 也 就 是 说 ， 若 反应 之 初生 成 的 是 | 


单 重 态 的 自由 基 对 ,因为 存在 扩散 ， 
成 对 的 两 个 自由 基 相 互 离开 ,在 此 期 
则 发 生 是 13S> 与 1 TT > 的 混合 。 但 
当 经 过 一 段 时 间 这 两 个 自由 基 也 可 能 
FRR AE AE, AA | S> 
与 | T > 的 混合 ， 不 是 简单 地 恢复 到 
SESH EAE, MAA! Te > 
T., 产生 异常 的 自 旋 布 居 ， 其 结果 就 
是 电子 自 旋 的 极 化 。 参 见 &g 机 理 条 
ABA SEs. 

BARES ES free precession sig- 
nal 利用 带 有 双 模 谐振 腔 的 脉冲 


ESR 谱 仪 可 以 观测 到 游 液 状态 下 的 电 
子 自由 进 动 的 迟 导 。 双 模 谐振 腔 中 同 
时 有 琴 个 不 互相 耦合 而 互相 春 直 的 简 
并 模 ， 分 别 耦合 皇 输 人 和 输出 波导 
中 。 在 磁 共 振 时 ， 由 于 自 旋 进 动 的 结 
R, 产生 自 旋 感应 作用 ， 势 必 有 一 定 
能 量 从 一 个 模 转移 到 另 一 个 模 ， 输 出 
alas. (RP, AP SRA 
极 看 合作 用 被 平均 掉 ， 观 测 不 到 核对 
电子 进 动 信号 调制 ， 因 而 可 得 齐 自 由 
进 动 信号 。 

A Se free solution 
capillary electrophoresis ”毛细 管内 不 
含 第 分 介质 支持 物 和 背景 电解 质 中 不 


SRG PR KD BH, 


BHAA HBR collimated 
plane grating mounting EF MAE 
谱 仪 器 中 ， 为 追求 仪器 结构 简单 、 紧 
ME FA SY Bee R YR SEC aR 
摄 谱 感光 版 ) 都 设置 在 光栅 的 同一 
w, ASDER SHIRE RE 
SAPREI, RE CS 
Rea EB EE 
置 ， 有 时 也 称 为 Eitow 装置 。 Eit 
器 结构 和 和 使 用 方面 ，Littrow 装置 有 半 
FRE. EAA. AT 
点 ， 固 此 常常 得 到 应 用 ; 但 在 光学 性 
能 方面 ， 这 种 装置 像 差 较 大 ， 淮 直 镜 
和 光谱 聚焦 镜 的 茜 差 相 加 ， 因 此 谱 线 
成 像 质 量 不 杰 好 (如 采用 抛物 面 镜 
feE AR ACR Ra, RAK 
Aah, TARR), HER BOE 
i, Ae RS ASC RTE BE 
的 同一 空间 行进 ， 所 在 镜面 上 人 射 光 
造成 的 散射 光 很 容易 直接 到 达 出 射 狂 
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H 〈 或 光谱 感光 版 ) ， 此 外 二 次 衍射 
造成 的 杂 若 光 也 难以 阻挡 ， 结 果 造 成 
ese. TORR SRE 

自 组 膜 self assembling member; 
SAM ”分子 通过 化 学 键 相 互 作用 自发 
吸附 在 国 / 液 或 气 / 液 界面 ， 形 成 热力 
学 稳定 的 能 攻 最 低 的 有 序 膜 。 它 将 在 
研究 界面 电 了 了 转移， 俱 化 【包括 生 


物 催化 ) 和 分 子 识 划 以 及 构建 第 三 


代 生 物 传 感 咒 方面 具有 开拓 性 意义 。 
自 组 装 单 分 子 腊 self-assembled 
monolaye rmembrane PA ie He AR AY 


SDE k OT LR Pe A. BE 
体 基 质 与 溶质 组 会 方式 的 不 同 ， 有 时 | 


可 以 形成 高 度 规则 的 单 分 子 膜 ， 比 如 
DAM hA CH, ( CH, ) SH 形成 的 


单 分 子 膜 中 , 敬 基 SH 被 金 吸附 , 烷 基 | 


部 分 紧密 性 积 形成 一 维 结晶 ,这 种 分 
于 腊 称 为 自 组 装 单 分 子 膜 。 自 组 装 单 
分 子 膜 的 制备 简单 ,排列 有 序 ,可 作为 
分 子 识 别 的 传感器 . 非 线 性 光学 
材料 等 。 

自 蛆 装 技术 self assembling tech- 
nique ”基于 分 子 的 自 组 装 作用 ,在 国 
体 表面 上 自然 地 形成 高 度 有 序 的 单 分 
FEWER. | 

自 组 装 且 修饰 电极 self assembly 
monolayer modified electrode 利用 自 
组 装 技术 使 电极 表面 获得 具有 功能 性 
的 分 子 层 。 遂 常用 于 生物 分 于 识别 ， 
分 子 器 件 ,以 及 生物 分 子 氧 化 还 原 电 
子 传递 的 研究 。 

总 分 离 效 能 指标 over-all resolu- 
一 种 定量 描述 混合 物 


len efficiency 


Tihs LAR Ra, GAAS PR 


:保留 时 间 之 差 与 其 各 自 半 上 峰 宽 之 半 的 
， 和 的 比值 。 


2 -ika ) 

~ Woo) + Wa, 

AP teo 和 ten 分 别 为 两 组 分 的 保 
tl; Wi, 和 Fio 为 相应 组 分 的 
半 峰 宽 。 两 组 分 保留 值 的 差别 反映 了 
色谱 热力 学 问题 ;色谱 峰 的 宽 准 反映 
了 色谱 动力 学 问题 ,六 总 括 了 色谱 过 
程 动力 学 和 热力 学 两 方面 的 问题 。 参 
见 分 高 度 条 。 

总 交换 容量 total exchange capaci- 
ty 配 脂 上 所 有 可 交换 离子 均 和 参与 交 
换 时 的 极 根 交换 容量 。 它 反映 了 离子 
交换 功能 基 的 数 基 。 

总 离子 监测 


R’ 


total ion monitoring; 


| TIM 也 称 为 总 离子 检 浏 (total ion de- 


tection) 。 是 质谱 法 最 常用 的 一 种 扫 
描 方 式 。 质量 分 析 器 在 可 能 出 现 的 质 


! 荷 比 范围 内 以 固定 时 间 间 泪 重 复 地 扫 
描 , 检 测 系统 就 可 连续 不 断 的 得 到 变 


化 着 的 质谱 信和 号。 计算 机 一 边 收集 存 
储 , 一 边 将 每 次 扫描 的 离子 流 求 和 , 获 
得 总 离 于 流 。 益 元 子 流 随 时 间 变 化 的 
图 谱 称 为 总 离子 流 图 。 

总 离子 流 色谱 图 total ion chromat- 
ogram;TIC 在 一 定 质 量 范围 内 连续 
地 重复 扫描 ,经 数据 系统 采集 并 将 每 
次 扫描 检测 到 的 全 部 离子 强度 加 和 ， 


， 获得 各 次 扫描 对 应 时 间 变 化 的 总 离子 


流 强 度 。 在 GC-MS 或 LC-MS KAH, 
每 次 扫描 的 总 离子 流 强 度 是 随 色 谱 柱 
流 出 物流 度 变 化 ,所 获得 的 总 离子 流 


中 相 邻 琴 组 分 在 色谱 柱 中 分 离 效能 的 】 随时 间 灾 化 的 图 谱 类 筷 于 色谱 图 ,区 
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为 总 离子 流 色 谱 图 (total ion chromato- 
gam, TIC), TE TIC 图 中 , 纵 坐 标 表示 
峰 强 , 即 总 离 STR, BE ie Fes Bt 
间或 连续 扫描 的 次 数 。 

BRP RRS MB total ionic 
strength adjustment buffer; TISAB 
种 用 于 调节 42 il eM RAS 
地 强度 和 pH (APES AR. fi 
如 ,用 F PE Re At 
液 中 F 时 ,为 保持 试 样 溶液 的 离子 强 
上 巍 和 pH 恒定 在 适宜 的 范围 ,就 需 加 
人 由 术 机 酸 钠 配制 的 TISAB PA HR. 
此 时 ,由 于 柠檬 酿 恨 的 掩藏 作用 .还 可 
HERRE RP AP 和 Fe?" 对 测定 
F ”的 干扰 。 

SRE total osmotic volume 
在 离子 排斥 色谱 中 ,中 性 水 分 子 穿 过 
Donnan 腊 进 人 树脂 内 溶液 中 ,然后 又 
返回 到 流动 相 中 ,与 其 保留 时 间 相 对 
应 的 保留 体积 称 总 澄 透 体积 。 

Sf population Mea. Æ 
所 研究 对 象 的 全 体 。 构 成 总 体 的 一 个 
单位 , 称 为 个 体 。 分 为 无 限 总 体 和 有 
限 总 体 ,前 者 所 包含 的 个 体 的 数目 是 
无 限 的 ,后 者 所 包含 前 个 体 的 数目 是 
有 限 的 。 总 体 其 有 三 个 基本 特性 :大 
HHE REHAR., KEHEE 
EAU BE HFEA. F 
EREE PA TATE RR 
面具 有 共同 的 性 质 。 蛮 异性 是 指 总 体 
中 各 个 体 之 间 在 某 一 或 菜 些 方面 存在 
差异 性 。 由 于 总 体 具 有 上 上 述 三 个 基本 
特性 ,因此 ,在 个 体 的 行为 上 ,呈现 出 
波动 性 ,在 总 体 王 , 飞 表 现 出 统计 
规律 性 。 


总 体 参 数 “Population parameter 
总 栖 分 布 基本 特征 参数 。 总 体 分 布 特 
征 可 用 位 置 与 形状 参数 描述 ,描述 总 
体 分 布 位 置 的 参数 有 平均 值 , 中 位 慎 、 
你 数 等 ,以 表征 测 基 值 分 布 的 集中 趋 
势 。 撒 述 总 体 分 布 形 状 的 参数 有 算术 
平均 偏差 .标准 { 偏 }) 差 . 骸 差 等 ,表征 
测量 值 分 布 的 离散 性 。 

总 体 方 善 population variance 表 
征 总 栖 分 布 离散 性 的 特征 数字 .以 o 
表示 。 

。 È Ca: pe)? 

AF., n 是 测量 值 ; w EE CF) 
均值 ; n 是 测量 值 的 数 上 中。 在 有 限 次 
测量 中 ， 得 到 的 竺 术 平 均值 x* 是 总 
体 《 平 ) 均值 jy 的 一 个 最 佳 估 计 值 。 

总 体 ( 平 ) 均 值 mean of population 
表示 总 体 分 布 集中 趋势 的 特征 量 值 ， 
以 符号 六 表示， 是 一 组 调 定 值 中 出 现 
概率 最 大 的 值 。 对 于 … 个 特定 的 总 
体 . 上 是 一 个 常数 。 在 育 限 次 测定 
中 .样本 的 算术 平均 值 是 总 体 《 平 ) 
HHn WSR EET. ERR 
ARH, 而且 具 有 最 小 方差 。 

3247 8 total hydrocarbon analy- 
sis 在 环境 大 气 监 测 中 所 指 的 总 烃 ， 
通常 是 指 仿 碳 原子 数 在 1 ~ 8 HRS 
EEH, 在 环境 中 按 其 反应 的 活性 ， 
又 有 两 种 表示 方法 ， 一 种 是 包括 甲烷 
EAR RAAB. KEK 
(THC) ， 另 一 种 是 除 甲烷 以 外 的 碳 
Suk, BARA GE (NMHC). 
益 烃 用 气相 色谱 法 测定 ， 以 FID 为 检 


ao 
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WH. SUA TARA WE BE, 
EAI ES RE PH A 
EPAR EET. AEREA 
0. 14ng ( LLR SETT. {3 AEM E BY 2 
$. E 12ml) 。 和 参见 烃 类 气体 监 
MAK. 


总 粗 关 诺 total correlation spectras- | 


copy; TOCSY 能 给 于- -个 链 上 所 有 
质子 彼此 的 全 部 相关 信息 ,包括 化 学 
CARIB (COSY) 给 予 的 具有 同 
RARE BS I RAS 
$., BEA r RCOSY 给 予 的 沿 羡 标 
全 看 合 自 族 体 系 进 -- 步 的 复 的 相 美 。 
脉冲 序列 为 


90° = 4, = (180° - 72 Japy -180° -采集 


FID (ty } 
在 混合 期 所 施加 的 (180° - TE - ),,, 


-180" 组 合 脉冲 相当 于 一 -个 强 的 自 旋 
锁定 场 ， 在 此 期 间 所 有 自 旋 核 好 像 上 内 
ZAAR R, 的 作用 ， 因 此 它们 的 
化 学 位 移 的 差 拭 变 得 可 以 忽略 ， 它 


而 导致 沿 着 连接 有 XH, BAA p 
ARA SKEE ZAHA. 
设 定 的 自 旋 锁 定时 期 应 比较 长 ， 以 
获得 分 子 全 部 链接 信息 。 本 实验 可 
FAT A. (RD FAT oT 

总 效应 total effect ”试验 中 省 种 
因素 者 对 试验 指标 产生 或 大 或 小 的 影 
唤 ， 此 称 为 因素 萄 应， 各 种 因素 的 主 


效应 、 因 素 之 间 的 交互 效应 以 及 试验 


误差 效应 的 总 和 ， 称 为 总 效应 。 
BBS total suspended sub- 


stance tH OS TPR RL, ERI 
TERA RR AGE 
直径 在 100pm 以 下 的 微粒 。 一 般 指 
用 大 流量 采样 器 ,流量 为 11 ~ 
1.7L + min’), 2 44 BF WR Af AE oe R 
(ERAH (RL AE BE) 面积 为 20. 3em x 
25. 4cm， 连 续 采 样 4h， 所 得 颗粒 物 
的 总 量 作 为 总 悬浮 物 的 日 平均 浓度 ， 
一 般 用 体积 浓度 表示 ， 单 位 为 mg - 


jm (pg - m”), SRP EK 


气 和 污染 常规 分 析 指 标 之 一 ， 是 中 国 
# 大 气 环 境 质量 标准 # 规定 的 质量 参 
数 之 一 。 

249% longitudinal mode 也 称 为 轴 
模 ， 它 代表 模 的 光电 场 沿 传 播 方向 
( 即 共 振 腔 轴 的 方向 ) 的 分 布 。 它 表 
示 光 萄 在 光 轴 方向 通过 零 值 的 次 数 ， 
Ay a 很 大 , 通常 在 表示 模 数 时 不 
标 9 值 。 对 于 每 一 种 横 模 ， 都 还 存在 
着 -- 系 列 的 纵 模 ， 所 以 用 横 模 和 纵横 
的 组 合 来 表示 光学 共振 腔 的 模 。 

4) [a] 3th RR 


longitudinal relaxation 


| 见 自 旋 - 晶 格 弛 球 条 ， 
们 的 自 旋 体系 都 变 为 复杂 体系 ,从 : 


HERRE longitudinal relaxa- 
一 个 自 旋 体系 通过 纵向 弛 
Rie eK AY eae E 
ERTE. A TRIE A Pe he te 
慢 ， 引 入 一 个 特征 时 间 F, EAM 


tion time 


MCS CMO Ap ae re oy 


ED, KHERDI, T, 定义 为 高 低 两 
能 级 自 旋 布 居 数 之 差 恢复 到 热平衡 时 


的 布 居 数 差 的 63% ( =1-+) 所 需 


时 间 。Z, 越 小 即 表示 该 弛 澡 的 效率 
越 高 ,恢复 到 平衡 态 越 快 。 通 常 认为 
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体系 经 57, HEDE EEN AE 
A MEP CK, T 可 从 107 ~ 
10's, ArH HBR. HEE” C- 
NMR RHA te Eg oe A tyta 
SB. SAR RRR. 

纵向 磁化 longitudinal magnetiza- 
自 旋 核 上 沿 磁 场 z 轴 的 单 自 旋 
算 符 ， 记 以 1,， 称 为 自 旋 的 纵向 磁 
化 。 描述 核 自 旋 系统 的 态 随 时 间 的 演 
变 过 程 可 用 密 挫 算 符 来 处 理 并 最 终 求 
得 可 观测 情 号 。 而 密度 算 符 可 以 用 角 


RRR. WE 7= 二 的 核 的 


单 自 旋 系 统 的 各 种 状态 可 用 3 个 角 动 
BAHT. I., 1 和 单位 算 符 E 作为 
BARRA. AW (AL) 系统 的 
各 种 状态 可 由 单 自 旋 基 算 符 的 直 积 为 


基 算 符 来 表示 , 有 16 个 积 算 符 构 成 
正 交 完备 基 算 符 。 CME: (>) Bs 
Tacs dys do, Fus Uy, da; The Fa, 
tat, Ti, Ut, 2 1,, Hy 
I, Mia, Agip, 24,0 HP RB 
RRA Lk k ee, Fas 
记分 别 为 自 旋 天 的 同 相 x RE SA 
7 磁化 。 二 自 旋 积 算 符 中 ，2 1， 
UA Ae k RF REL 
相 * 磁 化 与 反 相 7 Ge. UT, Hy 
F. Weg, 与 25. Ta AEk E 
自 旋 相干 。211, 为 自 旋 £ 与 1 的 纵向 
二 自 旋 排 列 ， 简 单 的 积 算 符 不 表示 纯 
PETA. 纯 p 阶 量子 相干 将 由 
它们 的 线性 组 合 表示 。 

纵身 检测 电子 自 旋 回 波 包 绪 线 调制 
longitudinal detected electron spin echo 


tion 


envelope modulation; LOD-ESEEM 是 
LOD-PESR 的 一 种 、 妈 检测 维 癌 磁化 
强度 M, 快速 变化 的 ESEEM. 测量 
LOD-ESEEM Int fE FA = ak mp F il 


(六 -7-w-r- F) 记得 到 的 谱 


' 图 与 常规 的 双 脉 串 ESEEM 谱 相 同 。 


但 因 无 死 时 间 影 响 检测 ，LOD-ES- 
EEM 的 数据 采集 可 以 比 常规 的 双 脉 
冲 ESEEM 时 很 多 ,适用 于 检测 和 研 
究 短 寿命 顺 磁 物 种 、 非 常 短 的 相位 记 
忆 时 间 、 核 调制 情况 等 。 

纵向 检测 脉冲 电子 自 旋 共振 
gitudinal detection-pulsed ESR; LOD- 
PESR ”纵向 检测 脉冲 电子 自 旋 共 振 
就 是 在 短 的 脉冲 《脉冲 宽度 1 < 了， 
五 ， 和 翻转 前 度 wt, 志 mw) 作用 下 ， 
ASH Ih REIL AE M, 的 快速 变化 。 
因为 检测 不 受 微 波 脉 冲 的 干扰 ， 所 以 
激发 和 检测 可 同时 进行 。 其 结 梨 是 不 
存在 微波 脉冲 后 的 死 时 间 ， 与 通常 的 
脉冲 ESR 测试 相 比 可 以 在 激发 后 经 
过 很 短 的 延迟 时 间 就 能 开始 数据 采 
集 。 重 复 单 r 脉冲 序列 的 LOD-PESR 
可 测 无 畸变 扫 场 ESR 谱 ， 适 用 于 检 
测 短 寿命 闫 磁 物 种 ， 并 确定 其 寿命 。 
重复 双 脉 冲 mr-r-m 序列 的 LOD-PESR 
FF REAR, SLA 
AATF RRARASRABH. 

9) fal HX longitudinal diffusion 
RMD RR, ERB, A 
从 柱头 加 入 后 ， 组 分 的 谱 带 在 色谱 柱 
内 运行 时 洪 柱 轴 方 向 的 扩散 效应 ， 此 
扩散 效应 包括 为 视 流 扩散 与 分 子 扩 
K. SLRRPRASHTS RE. 


lon- 


是 阻 组 zu BRS 


EEPE footprinting 一 种 鉴定 裤 
DNA 结合 蛋白 或 RNA 结合 蛋白 的 核 
酸 序列 的 技术 。 


限 遇 作用 repressing Hh FRE 
AAGE mRNA 或 DNA 的 特异 位 点 
而 抑制 基因 转 孙 或 翻译 的 现象 。 由 于 
BA fF AY, At es Re EA A R 
被 阻 小 。 

阻 抑 动 力学 光度 法 inhibition 
kinetic-spectrophotometry 一 类 利用 某 


作用 ， 基 于 吸光 度 的 详 化 测定 该 组 分 


的 光度 分 析 方法 。 例 如 ，Fe"' 能 催化 


HO, 氧化 中 性 红 而 使 其 褪色 的 反应 ， 
而 茜 二 酚 能 抑制 这 个 催化 反应 的 进 


行 , 因而 能 在 一 定 条 件 干 测定 | 


M. 

Air compound unit HEF 
1 个 单位 通过 数字 形式 构成 的 单位 。 
如 焦耳 每 开尔文 (J ， K’), OF 
(m) 都 是 组 合 单位 。 

BARR MH combined | 
derivative spectrophotometry 是 以 双 
波长 玉 系 数 法 作为 多 组 分 同时 测定 


的 数学 模型 ， 用 于 解析 不 间 阶 次 导数 
光谱 数据 的 … 种 分 光 光 度 法 。 本 法 一 
般 先 取 三 个 测量 波长 、 通 过 波谱 导数 
间 的 组 合并 引信 系 数 尺 ， 从 而 消除 于 
找 组 分 的 影响 。 该 法 能 应 用 于 两 种 组 
分 的 同时 测定 ，-- 般 采用 双 光 束 双 波 
长 分 光 光 度 计 完 成 测定 。 

HAt combinatorial chemistry 
该 词 起 因 于 1963 年 Merrifield 提出 的 
肪 的 固 相 合成 。 通 过 将 区 结合 在 固体 
上 ， 随 后 的 反应 、 后 处 理 操 必 变 得 非 


常 容 易 ， 可 以 方便 地 接 上 保护 基 、 缩 
合剂 等 进行 自动 合成 。 加 世纪 中 年 
代 正 式 提出 了 组 合 化 学 的 概念 ， 即 : 
组 台 化 学 是 通过 数 种 分 子 单元 的 组 
合 ， 同 时 合成 多 种 类 化 合 物 并 进行 评 


”和 价 的 化 学 技术 。 如 下 图 所 示 ， 表 示 通 


过 名 个 结构 单元 (building block} 的 
组 合 疝 时 合成 多 个 化 合 物 。 组 全 化 学 
在 制药 产业 ,分 子 识别 、 众 化 剂 开发 


| 等 均 有 重要 应 用 。 
种 组 分 对 某 催 化 显 色 反应 速率 的 阻 抑 


组 合 脉冲 composite pulse 实验 
中 的 单 脉冲 总 不 可 能 是 理想 的 完善 
的 ， 表现 为 ， 脉 溃 宽度 不 准确 ; 有 一 
定 宽度 的 脉冲 上 沿 和 下 消 : 相称 误 
Ze: 偏 共 振 交 应， 射频 场 空间 分 布 不 
均匀 等 。 如 果 采 用 由 一 审 单 县 冲 脉 冲 
R-LMFAREKHAARH, E 
可 通过 它们 的 组 合 后 的 集体 作用 克服 
单个 脉冲 的 不 完善 性 ， 司 其 总 体 效 果 
达到 理想 化 。 常 用 的 有 : 组 合 90° 脉 
Ph, 组 合 180° 脉冲 . 组 合 工 脉冲 ， 
组 合 去 耦 脉冲 ，MLEY 组 合 脉冲 序 
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Bi), WALTZ 脉冲 序列 ，DANTE 脉冲 | 
| 组 频谱 带 是 由 于 振动 的 非 谱 振 性 引起 


Fea, Redfield 脉冲 序列 等 ， 

组 合式 仪器 系统 ”building block in- 
sirument 及 称 积木 起 仪器 系统 。 先 
将 仪器 的 各 主机 功能 部 分 制造 成 一 个 
个 独立 的 单元 组 件 ， 然 后 将 它们 组 全 
在 一 起 构成 一 个 完整 的 仪器 系统 。 如 
目前 使 用 的 小 相 色 谱 习 是 由 商 压 输液 
R. RARE. SUAS. REIS 


据 处 理 系统 等 儿 个 单 无 组 件 组 合 而 成 j 


的 ， 其 最 大 的 好 处 是 可 以 根据 实际 的 
需要 妃 置 、 蝎 换 和 添加 适当 的 组 件 。 
HPE class interval FF AH HIE 
SUE Sct bat te eee, He 
分 组 以 后 各 组 数据 所 跨 的 区 间 。 组 距 
的 终端 秆 称 为 组 限 值 ， 一 组 数据 里 的 
最 大 值 和 最 小 值 ， 分 别称 为 该 数组 的 
上 上限 值 和 下 限 什 。 在 分 组 时 ， 以 等 距 
分 组 为 好 。 组 皮 ,的 大 小 可 根据 斯 
特 奇 斯 (H A. Sturges) 公式 计算 。 
+3. 32i n 
AYP, RR 是 最 大 值 与 最 小 值 之 差 ; n 
ERE RA 

SA SESE AY group agglutination re- 
action 用 组 特异 性 《与 种 特异 性 相 
对 ) 抗原 的 对 应 抗体 所 属 的 组 
wer. 

HMHE combination band 又 称 
合 频 谱 带 ， 可 分 为 和 频谱 带 与 差 颗 谱 
带 。 和 频谱 带 是 指 同时 从 基态 激发 两 
个 (REF) deste, Aly, 所 产生 的 
一 个 频率 为 p +o AR SAR. = 


MEB BP EP | 


A FTF: 的 吸收 谱 带 。 还 可 能 有 v, + 


i 


f 


v o Pe By, +v -vi RAIS. 


的 ， 其 强度 和 证 频谱 带 的 差不多 ， 而 
较 基 频谱 带 器 得 多 。 

姐 试剂 ”group reagent 无机 定性 
系统 分 析 法 所 用 的 一 个 术语 。 为 第 小 
鉴定 范围 ， 系统 分 析 法 首先 利用 某 些 
离子 的 共性 {如 沉淀 性 质 )， 用 几 种 
试剂 将 试 样 溶 被 中 的 离子 归于 数 个 大 
给， 每 个 大 组 又 分 几 个 小 组 ， 每 个 小 
A TEAR RAS. ME 
定 。 这 些 用 于 分 组 的 试剂 称 为 组 试 
剂 。 最 常 利用 沉淀 性 质 的 给 试剂 有 握 
化 物 ， 硫 酸 盐 ， Rika, MIE, Bh 
氧化 销 等 。 利 用 一 定 条 件 下 ， 试 样 溶 
浪 中 各 元 素 离 子 与 这 些 组 试剂 反应 生 
成 的 产物 的 溶解 度 的 相似 性 或 差异 ， 
被 分 成 不 同 的 组 。 鲍 如， 能 形成 难 溶 
RAPE AT OY AB EE Ag”, Ph?*, 
Hg Sb, Bee oe 
FER ML ie he ee. MA 
HEARTS AREATA ay 
部 分 ， 再 经 进一步 的 鉴定 即 可 得 到 正 
确 的 分 析 结 果 。 

50% 组织 培养 感染 是 509% tissue 
culture infective dose {#124 324 Bt 
FPR BRL. La we MK 
BAB. 

组 织 相 容 性 试验 — histocompatibility 
test 测定 移植 受 者 和 供 者 之 问 组 织 
相 容 性 的 各 种 试验 。 如 组 织 配 对 试 
验 、 组 织 定 型 试验 等 。 以 此 选择 最 适 
SH AU HAS SHE 
官 称 植 。 

组 织 型 纤 溶 酶 原 激 活 物 测定 ”de- 
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termination of tissue plasminogen activa- 


ior AAPA AR A PA) 


Ehi E A A LP ， 


MN, EEA AMEK, a 
子 量 6.6 ~7.2 7. SERRA 


和 和 力 高 ,在 血液 涂 同 时 游离 的 4-PA ， 


结合 在 血 效 块 上 ， 从 而 使 其 活性 增 
a, MEA a a aT afd A hs eT 
GA, SA ii EAR i BR 
$2300 或 52251 等 可 以 测定 t-PA 的 活 


性 ; 用 tPA 抗 血清 和 免疫 法 可 以 测 | 


ELPA 的 抗原 含量 。 正 常 参 考 值 分 
BG 01.944 0.72) W> ml 和 
(8.33 23.99) pg L°, mde t-PA 
KFARA REFE Fy ASR 

BARR maximum sampling 
frequency JA ARAM (Su) 是 
指 在 单位 时 间 内 所 能 完成 的 测定 局 期 
KC HRA, RA 
的 峰 沉 ) ， 通 常 按 小 时 计 ， 即 SL = 
从 ,采样 频率 是 5,2 和 反应 器 体积 


eye 
(V) BPR, 5, 指 达 到 50% HA 
信和 叶 所 需 的 样品 体积 。 因此， 系统 设 
计 得 具有 最 小 的 5,,,、 尽 可 能 小 的 样 
品 体积 (5) 和 最 小 的 分 散 因 子 
(Ayo) 是 获得 最 大 采样 频率 的 关键 。 
BxXRERB maximum residue 
limit; MR. 又 称 最 高 残留 限量 。 在 
食品 和 农 畜产 品 中 农药 残留 的 法 定 最 
高 允许 的 浓度 ， 以 每 千克 鲜 重 农 音 产 
品 中 农药 残留 的 部 克 数 表示 【mg ， 
kg )。 在 生产 或 保护 商品 过 程 中 ， 
按照 良好 的 农业 生产 规范 ， 直 接 或 间 
接合 用 农药 后 ， 导 致 在 各 种 和 饲料 中 


形成 的 农药 残留 物 的 最 大 流 度 ， 定 为 
最 高 残留 限 其 .按照 农药 的 毒 理 学 评 
价 对 所 制定 的 MRL， 经 济 算 每 日 从 
饮食 中 摄 人 的 总 农 续 残 留 量 是 否 超 过 


| 农药 的 每 日 允许 摄 人 量 ， 以 此 来 评定 


MRL 的 安全 性 。 制 定 最 高 残留 限量 
的 首要 目的 是 用 于 国际 贸易 ， 经 国际 
税 构 和 各 国立 法 或 行政 部 站 所 规定 的 
最 高 残留 限量 具有 法 规 姓 ， 国 际 法 昔 
MRL 具有 推荐 性 。 

制定 最 高 残留 限量 最 先是 为 了 应 用 
FERRE. ch IMPR 掖 下 列 程序 评 
定 。 首 先 根据 农药 及 其 残留 的 毒性 评 
价 ， 按 照 国 家 颁布 的 熏 好 农业 措施 
(GAP) 或 安全 合理 使 用 农药 规范 ， 
适应 本 国 各 种 病虫害 的 防 消 需要 ， 在 
严密 的 技术 监督 下 ， 在 有 效 沪 治 病 忠 
害 的 前 提 下 和 在 取得 的 一 系列 残留 量 
数据 中 最 得 代表 性 的 较 高 数值 ， 定 为 
最 高 残留 限量 ， 提 交 CCPR 大 会 上 经 
各 国政 府 代表 审议 后 审定 为 国际 法 典 
MRL， 各 国 所 定 MRL 是 经 各 国政 府 
从 残留 试验 中 所 得 的 残留 量 值 来 评定 
本 辕 的 MRL. 

BALSAM maximum power 
temperature program 4] ®@ PRF 吸 
收 兆 谱 分 析 中 的 一 种 快速 升温 技术 。 
在 极 短 的 时 间 内 用 最 大 的 功率 将 石 黑 
坊 的 温度 提高 到 最 终 的 原子 化 温度 ， 
使 被 测 元 紊 的 不 子 北 脉 冲 爹 部 或 大 部 
分 出 现在 原子 化 注 度 -上 时间 曲线 的 等 
温 部 分 ， 以 改善 原子 暖 收 分 析 特 性 。 

SAE EAA) = maximum mem- 
bership principle f£ SUA FR ASAT LA 
属 度 最 大 来 决定 所 研究 对 象 的 归属 。 
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Wan PRM FHA. Aa 
A. ERIR u HE., FRE 
E pai (ty) = max fy, (aa), 
Laat a, Cito) J, MHE ue 
归属 于 4, 类。 如 在 地 表 环 境 水 质 评 


价 中 ， 分 为 1,2、3、4、5 共 五 个 级 
别 ， 根 据 从 项 监测 指标 用 模 棚 数学 方 
法 计算 出 者 自 的 隶属 放 相 应 分 别 为 


0.250, 0.255, 0.115, 0, 人， 按照 ! 


最 大 隶属 度 原 则 ， 具 有 最 大 隶属 床 的 
水 质 级 别 ， 即 为 地 表 水 所 属 的 水 质 组 
别 ， 因 此 ， 将 地 表 水 水 质 判 为 2 级 偏 
1 级 。 

EAH maximum entropy meth- 
od; MEM -9/@ RH aE RAG ie], Æ 
将 时 间 域 的 谱 转换 成 频率 城 谱 的 方法 
之 一 。 其 基本 原理 是 取 一 组 时 间 序 
列 ， 使 其 自 相 关 晴 数 与 -组 已 知 数据 
的 自 相 关 函 数 相 同 ， 同 时 使 已 知 自 相 
关 郴 数 以 外 的 部 分 的 瑚 机 性 最 强 ， 以 
所 取 时 间 序 列 的 谱 作 为 已 知 数据 的 谱 
司 值 。 它 等 将 于 根据 使 随机 过 程 的 坑 
为 最 大 的 原则 ， 利 用 六 个 已 知 的 自 
HARRER HE Rai A 
函数 值 所 得 到 的 频率 谱 。-- 般 不 知道 
BRR, MAA AA Tt 
SPM chiA SABRI. 
AE SE AFE SA BR DEER 
ERRARTE, APR 
度 较 短 的 情况 。 

MARR = maximum absorp- 
tion wavelength 吸收 曲线 上 最 大 吸 
收 峰 所 对 应 的 波长 ， 常 以 A。 (am) 


表示 ， 是 某 种 吸光 物质 的 特征 参数 。 
吸 {分 ) 兆 光 度 法 中 常用 4,, 作 测 
定 该 吸光 物质 的 测定 波长 (灵敏度 
高 ， 并 可 减少 因 入 射 光 的 非 单 色 性 引 


| 起 的 误差) 。 


最 低 抑 制 浓度 测定 法 determina- 
tion of minimum inhibitory concentration 
通过 测定 能 完全 抑制 病菌 生长 的 药剂 
最 低 浓 度 ， 来 衡量 药剂 毒 力 的 杀 苗 剂 
生物 测定 方法 。 通 常 是 在 液体 或 固体 
撞 养 基 中 加 入 一 系列 不 同 请 度 的 药 该 
后 接种 病原 菌 ， 经 过 定 温 培养 ， 观 
察 病菌 生长 情况 ， 确 定 完全 抑制 病 
菌 生长 所 需 的 最 低 药剂 浓度 。 测 定 
ARH: (1) 液体 培养 基 稀 释 法 ， 
SRAM SAP, HERR 
体 培 养 菇 分 别 加 入 经 过 消毒 的 试管 
中 ， 然 后 在 各 试管 中 加 人 定量 孢子 
BRR. EPR PFRR-EH 
ft, RODE RHR EAA 
浓度 . 以 此 比较 药剂 毒 力 ; (2) 
国体 培养 基 稀 释 法 ,将 一 系列 不 同 
浓度 的 药 液 与 定量 的 融化 培养 基 混 
&, SRA KOLA, RUG 
He. Tih, EN we 
生长 情况 ， 找 出 抑制 病菌 生长 的 最 
低 药 剂 浓度 。 

BEB persistent line ” 当 试 样 中 
某 元 紊 的 合 量 逐渐 降低 时 ， 光 谱 中 该 
FOR HE AR ERS, AE 


| 察 到 谱 线 数 目 也 就 相继 减少 。 最 后 ， 


SOLAR A RAVER, BRAK 
部 分 潜 线 已 在 光谱 中 消失 .只 剩 下 一 
条 或 几 条 谱 线 。 而 在 元 素 含 晤 进一步 
降低 时 ， 这 些 谱 线 才 最 后 消失 。 这 些 
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TERA ZRH R ARR 
大 部 分 属于 最 后 线 。 定 性 分 析 时 利用 
省 元 素 的 最 后 线 来 判断 低 售 量 元 素 是 
香 在 试 样 中 存在 。 

BEI optimum flow rate 在 速 
率 方程 中 【参见 范 第 姆 特 方程 条 ) 
对 应 最 小 堪 板 高 诬 的 流速 ， 也 即 分 离 
BRO RAR, Uun # 
示 。 最 佳 流速 与 组 分 的 容量 因子 训 ' 值 
有 有关， 因此 在 分 析 中 应 针对 “最 难 
分 离 物 质 对 ”来 选择 最 佳 流 速 。 对 
应 于 某 一 物质 的 ugo TAGER 
的 载 气流 速 4 下 测 得 的 板 高 对 流速 
HER, IFA h-u ARSE, be 
最低 点 处 对 应 板 高 最 小 的 流速 即 为 最 
佳 流速 。 

MSHA optimum flip angle 
PFT-NMR 实验 中 ,车 一 次 扫描 要 获 
得 最 大 信号 ， 应 取 90* 脉 冲 。 但 多 次 
扫描 进行 界 加 时 ， 上 应 设 定 是 够 长 的 时 
闸 间 申 ， 所 有 核 都 恢复 到 初始 平衡 
态 ， 以 便 使 下 一 次 脉冲 作用 后 能 获得 
最 大 的 依 叶 ,为 了 在 有 限 实验 时 间 内 
更 有 效 地 获取 最 大 稳 态 NMR 信息 ， 
KEHA RH HE BE #8, , WBE 
为 Ems 角 。 化 学 环境 不 周 的 核 青 不 
PRY SE RT IB), 2 Ay — PE 
角 。 有 关系 式 : cosd, = exp a}. 式 
P, ty OPN UR AS i Bee Bk Bh BL AG 
间隔 时 间 ; T, 为 被 测 核 的 自 旋 晶 格 
Ere keep H T, 最 长 
RHR AAD Oe 为 宜 。 

M ERER 32 optimum practical 
fiow rate XM PRALE LIER. BGK 


| 在 最 佳 流速 的 基础 上 ， 为 提高 分 析 速 


| 
| 
| 


timator 


BE WU Be PS TE a 
Re. SLR. 

TERE optimum transmission 
在 进行 红外 光谱 定量 分 析 时 ， 其 分 析 
CHE RE BE (Ki EIR T OR RE 
度 . 了 值 太 大 或 太 小 都 会 使 分 析 结 果 
的 误 莽 增 大 。 按 昭 透 光 率 了 测量 误 莽 
dE, 了 = 37 锡 时， 测量 的 相对 
误差 为 最 小 ， 此 为 最 佳 透 光 率 。 在 实 
RLH, HERH HTE 25% ~ 
50% HE, 将 装 得 较 好 的 测定 精 
度 。 为 此 需要 调节 吸收 油 厚 魔 或 样品 
浓度 ,使 分 析 谱 带 的 透 光度 控制 在 此 
范围 内 。 

BHAA best unbiased es- 
STR eT PA 
有 最 小 方差 的 无 偏 佑 计 值 。 从 实际 应 
用 的 考虑 出 发 ， 多 次 测量 的 平均 值 x 
的 精密 声优 于 单 次 测量 值 +， 因此 ， 
用 < 比 用 x 估计 总 体 平均 慎 jw 更 有 效 
更 优越 。 

oh RS SE minimum residual 
method 一 种 判断 试验 点 是 否 为 异常 
RAE. RH Say, -Y MM ER 
ENO), Hee y, 与 了 了 SP 
浓度 为 x, 时 的 实验 响应 值 与 按 回归 
线 计算 的 啊 应 值 。 标 准 化 残 善 8 = 
5 遵从 标准 正 态 分 布 N(0,1},， gz 是 
BERERE, BE EASA 
表 ， FE p = (1812) =0.9545, A 
实验 点 标准 化 残 差 落 在 ( -2， 2) 
区 间 外 的 概率 <0.5， 是 一 个 小 概率 


| 事件 , 因此, WISI >2 的 实验 点 


作为 异常 点 删除 。 
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最 小 点 火 能 
energy 也 称 为 最 小 火花 引 燃 能 或 临 
界 点 火 能 .是 使 让 燃气 体 与 空气 的 混 
SORA SEGARA. ER 
表达 易 燃 易 爆 物 爆炸 危险 的 重要 参 
数 ， 和 如 果 引 燃 源 的 能 量 低 于 这 个 临界 
值 ， 则 不 能 使 可 风物 着 火 ， 

最 小 二 锋 法 method of least square 
一 种 广泛 应 用 的 氟 合 因 变 量 y SAE 
量 * 函数 关系 的 方法 。 根 据 一 组 对 应 
的 测量 值 (z yi ) Ct doy Ce, 


re) BFR EE MS Oy - 
YY ABH RE CR y $ Y, 
HASNT ATE r 的 测量 值 与 


minimum ignition 


计算 值 )， 对 痛 数 的 参数 进行 估计 ，| 


找 出 表征 y 对 x ARKH By =f). 
在 分 析 测 试 中 ， 用 该 法 来 建立 标准 工 
作曲 线 。 

BADRAT 
tion 一 种 参数 估计 上 方法。 BYR 
差 平 方 和 达到 拟 小 的 原理 ， 对 靖 数 的 
参数 如 平均 值 标准 偏差 进行 估计 ， 以 
获得 最 佳 的 估计 值 。 

Beh RHA least square fitting 
BPP RAE DMAP DH, 
根据 落 于 个 对 应 的 数据 (xz ,yj (x;， 
Yad art Cany RT PR ATS BE TT 
HH, DRM Te Ape. Æ 
Spe a. E EE ie ETE HH RH 
Hmi. 

最 小 检测 量 minimom detectable 
quantity 艾 称 最 小 检 出 量 。 是 指 能 
产生 相当 于 2 信 检 测 器 品 声 信号 时 所 
需 的 最 小 进 样 其 ， 最 小 检测 量 的 表达 


least square estima- 


! concentration 


| EERE ARA E A 


式 为 Qa = 1.06501 + D, AH, Py 


为 半 峰 宽 ; DARMR, MAA Pal 
Bi, MEHR BERR hat, 
Q ibe). 参 抑 半 峰 宽 条 与 检测 
器 检测 限 条 。 

BSR minimum detectable 
又 称 最 小 检 出 浓度 。 


TEF. BEI ARS AEREN H A IE 
度 . SOs ie Ra a PERE (i8 


: 积 或 质量 ) 的 比值 作为 最 小 检测 


浓度 。 

最 小 偏向 角 minimum deviation 
ange 某 一 波长 的 人 射 光线 被 光谱 
色散 棱镜 折射 后 ， 其 出 射 光线 方向 
与 人 射 方 向 之 间 的 夹 前 称 为 偏向 
角 。 不 同 蔬 长 的 光线 以 阿 样 信 射 角 
投射 到 同 - -色散 蔬 镜 上 ， 其 偏向 角 
不 同 。 对 已 制 成 的 楼 镜 和 确定 波长 
RARER. FRR AS AST AK 
小 相关 ; 而 且 当 人 射 角 等 于 某 一 确 
ZN, MAAR AMA. BR 
时 光线 从 楼 镜 出 射 时 的 出 射 角 等 于 
RASA, 光线 在 樟 镜 内 部 平行 于 
棱镜 底面 对 称 通 过 校 镜 。 这 个 偏向 
AMARA RM A. MRA 
同 波长 的 入 射 光 在 同一 棱镜 上 的 最 
小 偷 启 角 数值 不 同 。 在 棱镜 光谱 仪 
中 ， 设 计时 都 将 最 关心 的 工作 波长 
fA {例如 工作 波 鲸 范围 的 “中 间 波 
长 ”或 分 析 工 作 最 关心 的 某 个 特征 
波长 ) FABRE, PARR 
系统 安置 位 置 对 此 波长 处 于 最 小 偏 
问 第 工作 状态 ， 这 将 在 仪器 结构 对 
me. RR. RRR RPE 


ADR D I ACR A PE 


a FR 

A) EES least significant 
difference 在 检验 两 平 均值 之 间 是 
BARS RN, SRE 
LH dst, Sy. MA BSEK FE a 
A BRE fA A a A ay BE 
S RX. Hid>e,,S,, WHA 
ABTA. APS, EAH 


EN OEE. d= 0, S 是 统 | 


Th Fu ea TOA EATE RT 
最 小 差 值 因此， 将 共有 最 小 差 值 
Hat Bk wR OA ih OR tt 
差异 。 

ÆA IRAE minimal inhibitory 
concentration; MIC 证 量 测 定 杭 菌 
药物 挤 制 纠 菌 生 长 作用 的 体 奸 方法 
RRR. UPAR REA 
HURR Re. MRR HAS 
25 $y fe 0) isl eB PA AD RTO E K 
EAR, PR RR IRB 

最 小 致死 量 minimum lethal 
dose; MLD 测定 毒物 毒 力 剂量 的 
一 种 方法 ， 即 一 定 条 件 下 足以 使 动 
物 死 亡 的 最 小 毒物 和 量 。 不 则 剂量 毒 
物 经 一 定 途 和 公分 别 注射 在 -级 体 重 


相同 的 动物 ， 然 后 在 一 定时 间 内 观 ; 


RSS KS Boh ee, Bl 
小 致死 贡 ， 

Æ ti khi optimum sampling 
fraction ”抽样 误差 最 小 、 抽 样 经 费 
最 省 的 抽样 比 。 抽 样 误 差 随 抽样 量 
增 大 而 减 小 ， 而 抽样 经 费 随 抽样 量 
增加 而 增 人 大 ， 一 者 是 相互 制约 的 . 
在 实施 抽样 时 ,合理 的 做 法 是 ,在 
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给 定 抽样 误差 的 条 件 下 ， 尽 量 使 抽 


HARMS, MHRA RAS 


的 条 件 卜 ， 合 抽样 误差 最 小 。 
Mitt optimal estimation — 
种 参数 估计 方法 。--- 个 参数 可 有 多 
PRR. REE Bh 
ARAE A. AE 
本 值 来 估计 总 体 平 均值 和 总 体 方 
差 o ， 用 不 同 估计 方 法 所 得 到 的 
佑 计 值 是 不 同 的 ， 评 价 估计 信 优 劣 
KEE RIE., Litt, AEE 
和 充分 性 。 一 至 性 是 指 随 着 样本 容 
HER, fiit tE tE t T A i S 
数 ， 当 样本 容量 趋 于 无 穷 大 时， 个 
计 值 依 概 率 收 敏 于 总 体 参 数 。 无 偏 
性 是 措 用 估计 值 估计 待 估 参数 不 存 
在 系统 误 关 ,估计 值 在 待 估 参数 附 
近 波 动 。 有 效 性 是 指 用 方差 最 小 的 
估计 值 估计 待 佑 参数 最 有 效 。 充 分 
性 是 指 充 分 利用 了 样本 信息 的 估计 
值 去 估计 待 估 参数 效果 最 好 。 一 个 
参数 可 有 多 个 佑 计量 . FRSA 
计量 中 ， 有 具有 最 小 方差 的 无 偏 佑 计 
量 是 最 什 估 计量 。 如 样本 平均 值 x 
和 和 样本 方差 S 是 利用 了 全 部 样本 
入 息 欧 合计 值 ， 它 们 分 别 是 总 体 平 
均值 & 和 总 体 方 差 go* WBE t 
E, MEAR = 和 极 差 是 只 是 利用 
了 极 少量 的 样本 信息 ， 不 是 总 体 平 
均值 和 总 体 方 差 的 最 佳 居 计 量 。 
最 优 试验 设计 optimal design of 
experiment 在 各 种 可 能 的 试验 没 
计 中 ,获得 试验 指标 最 佳 、 试 验 工 
(Fie). RAR HARRAH. 
Rid 在 优化 过 


optimal value 
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Br Ba o REI E A AR P i 
Eitt. 
7 adjuvant 


EEIE. 位 剂 可 在 注射 抗原 前 、 
后 给 予 。 它 既 能 在 少量 抗原 存在 下 
促进 抗体 产生 ， 也 能 延长 抗体 产生 
的 时 间 ， 还 能 产生 炎症 反应 ,使 抗 
体形 成 细胞 局 部 汇集 。 


BE aS IE FEE TE | 
i Se TLD Se RE A a, 
充 抗 诛 性 ,但 与 抗原 混合 可 促进 抗 


其 他 


A EDIF A-centered lattice 在 
HRHP IE 32 An FR P ET RE h ay E E 
子 。 其 特点 是 ;平行 六 面体 单位 格子 
CHAM) 中 ， 不 平行 于 晶体 学 a 辅 的 
一 对 平面 的 面 中 心 处 存在 着 附加 点 阵 
点 。 FT AROAN PAA 
点 阵 点 。 

AA’BR’ R AA'BB’ system 是 
由 化 学 位 移 差 别 相当 小 的 两 组 核 ， 市 
各 组 都 包含 有 两 个 磁 不 等 价 的 核 构成 
的 四 核 强 耦合 自 旋 体系 。AA'BB’ 系 


| 统 的 NMR 谱 图 呈 左 右 对 称 。A 有 14 


条 , B 有 14 KR, BAR AB, 系统 ， 
但 谱 线 数目 正名 得 多 。 对 称 二 取代 的 
葵 环 ,包括 相同 基 闭 的 邻 位 取代 和 不 
同 基 团 的 对 位 职 代 的 体系 以 及 许多 分 


N a 
于 中 的 A 基 团 都 三 能 形 


A AA'BR EH. BOAREA 
T., CATIA RE REHAR BE E 
常 作为 NMR 谱 仪 分 辩 率 指标 好 坏 或 
工作 状态 好 坏 的 参数 。 

AA'XX' 系统 AA'XX' system H 


| 化 学 位 移 差 别 较 大 的 两 组 核 ， 而 各 组 
| 都 包含 有 两 个 磁 不 等 价 的 核 构成 的 四 
| IS GEIR. BORG NMR 谱 


图 可 分 为 完全 相隔 的 两 部 分 AA 和 
XX' 部 分 。 每 部 分 都 有 12 条 谱 线 ， 


| 而 且 左 右 对 称 ， 它 们 的 对 称 中 心 位 置 


分 别 是 By 和 Pye TA MA He 
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有 4 个 独立 的 参数 ， Jaar dxo dax 


Eja. TAIE Z E C,H, F, 的 3 种 i 
TER SRK LA | 


AO -— 9 ZH A - ZS AB 
BY AA'XX 系统 。 MER AA&' 部 分 的 谱 
BEAR, AX AESI. 

AB RAIER) AB system AB 


MERMER ER) 的 简 | 


HR. AS 与 Ju 在 同 -一 数量 级 时 的 双核 
AMER A. EE A, 体系 向 AX 体系 


的 过 渡 。 对 1= 广 核 AB 系统 有 4 条 


线 , 其 中 和 和 B 各 占 两 条 ， 这 两 线 
人 间距 离 等 于 看 合 常 数 Jano 与 AX 系 
统 不 同 的 是 AB 系统 的 4 条 线 高 度 不 
等 ， 内 出 两 线 高 于 外 位 两 线 ， 不 能 相 
HEM, 与 B 的 化 学 位 移 ô, FS, 
已 不 在 所 属 _: 线 的 中 心 ， 需要 按 重心 
原理 经 计算 才能 求 出 ,对 于 AB 体系 
的 4 Ree A A BA MK aS we 1、 
峰 2、 峰 3、 峰 4. 用 [1-2]，F2-~ 
3], [3~4], [1~4] 表示 1、2 两 
WE, 2, 3 ie, 3, 4 两 峰 与 1、 4 两 
WEBS. A. ba hs 
IREL, 2.3, 4 的 强度 。 

AB, 系统 AB, system = URE 
合 自 旋 体 系 。 它 的 NMR WEA, fe 
系 与 AX, 体系 的 过 滤 体 系 ， 应 观测 
到 9 条 谱 线 ，A 部 分 4 条 ，B 部 分 4 
条 互 不 交叉 ， 另 一 条 强度 很 弱 ， 其 至 
ARMS), BEM. A 部 分 谱 线 
aH BE SS St AL oe A LB 部 分 
He Bros Ha. SA 下 居中 


AR, ERT BM. | 


Biv, > Vy, FACE RR A R| B i 


A 分 别 表 | 


Er. WHA TIAI r -r = 
By TP Bg Ti M 3 SP iy = Ps 
Pei Pa 7 Pg Sy TB) = Pg M Pgo 化 
学 位 移 玉 耦 台 常数 可 根据 下 面 的 公式 
BA) vg = ,ve = ES jas 
[fm pa) + {pe Pa) lo 

A.B, RS A,B, system 四 核 强 
fia AAR. EB) NMR 谱 应 由 18 
FARAR MHRA. 中 心 是 
Cate) a 条 综合 峰 ， 强度 
很 低 ， 因 此 常 观 察 到 14 条 ,， A, BS 
47 Ho 

ABC BZ ABC system 是 化 学 位 
称 极 其 相近 而 耦合 常数 又 相当 大 的 三 
CORRS BRAK. EAI NMR 谱 图 
是 三 核 自 旋 体 系 中 最 复杂 的 , 它 应 有 
15 条 谱 峰 , 有 3 条 蜂 为 综合 峰 , 强 度 
太 弱 ,有 时 看 不 到 。 它 是 AMX. ABX 
系统 向 A, BSE AME) 的 过 渡 系 统 。 
在 ABC 系统 中 ,也 可 找到 三 组 四 重 
峰 , 共 有 3 种 裂 距 ,每 种 裂 距 都 重复 出 
RAK ARAS FEN NBS 
BR Ja Sac .Juc, 它 们 的 化 学 位 移 也 
不 能 从 谱 图 上 直接 读 出 ,分 析 时 需 作 
复杂 的 计算 。 通 常 图 谱 谱 线 的 强度 分 
布 是 中 间 高 ,两 侧 概 。 

ABX 系统 {体系 ) ABX system 
一 种 三 核 自 旋 体 系 ， 其 中 AB 两 核 是 
RAGER, MA, B 与 处 之 间 都 是 
SROKA. Gi AMX 系统 中 有 
化 学 位 移 较 近 的 两 个 核 所 构成 。 在 
AB 部 分 可 以 找到 裂 距 为 js 的 四 对 
Mm, SSR AB 系统 的 四 重 峰 两 


894 


H, 它们 种 自 的 中 心 记 以 F., 0. re) j 12, 心 的 谱 图 有 4 条 强度 相等 


Mpate 2859") 。 这 两 中 
FS DUFF ERE TMS 的 有 距离 之 和 为 A, 
B 两 核 的 化 学 位 物 之 和 和 即 {vw tery) a 
X 部 分 理 沦 上 有 六 条 峰 ， 左 右 对 称 分 
布 ， 其 中 有 两 条 强度 低 ， 是 混合 既 迁 
所 产生 。 很 多 情况 下 ， 强 度 比 较 大 的 
等 高 的 峰 的 间距 为 Jas tdi), X 
谱 峰 的 对 称 中 心 位 置 是 5 通过 所 
大 谐 线 的 分 析 可 解 得 三 核 的 化 学 位 移 
与 ga、Jax、Jwx 的 绝对 值 及 其 相对 
符号 。 
AMX 系统 [体系 ) AMX aystem 

AMX = BRAGA ARR (1A RK) 


的 简称 。 对 7 = 二 核 ， 该 系统 有 12 


SiR. A, M, X 核 各 有 4 条 ， 强 
订 皆 相等 ， 分 属 3 个 区 ， 每 组 峰 和 的 中 
AMBRE BH SLB, 12 条 线 只 
有 3 A. Jus Jax 及 xs。 对 于 
A HERO 4 AER AT PRB Ja 及 Jay M 
核 的 一 组 线 可 找到 Io Sia. TX 
BA AT REI Fy Sax 

APIS API gravity 美国 石油 学 
& (American petroleum institute, 
API) 制订 的 一 种 晤 度 ， 用 以 表示 原 
RAW RERE. API ARK, 4B 
SRE Gh. BIRR, fhe me 
高 。 其 值 以 下 式 计算 


141.5 
APL 度 (15.6T) = BESET) 


-131.5 
AX RELER) AX system AX 
MREMA ARER. ATF 


的 谱 线 组 成 。* 及 XX 各 有 两 条 谱 线 ， 
Spat FS ee A A a A 
FUP Se ee AD a SEA 
Ja. 强度 比 1: 1, 它们 中 心 位 置 是 
PARAE, EAEE E AX 
PRR MES, A=, -66 
A,X RAILA) AX system 
AX SE RMSMS ARH (体系) 


的 简称 。 对 于 1= LR, RRA 


图 中 有 5 条 线 ， 其 中 X 有 3 条 线 ， 强 
度 比 为 1: 2: 1; AAR, 强度 
为 4 4。 三 重 峰 的 异 距 等 于 双 峰 的 
DE, REPENS MBA EH 
Jix， 各 组 峰 的 中 心 处 为 各 自 的 化 学 
位 移 。 

A,X, 系统 (体系) A,X, system 
AXR MESMA GRE RS CAR) 


ROMER. ET, ARAMA 


有 六 条 线 , AMX SAI 条 。 它们 的 
强度 比 都 为 1: 2: 1. 可 以 从 图 上 直 
接 读 出 它们 的 化 学 位 移 一 一 三 重 峰 居 
PEREI, FARRE ENORA 
常数 x 三 重 峰 的 型 距 。 

AgX 系统 (体系 ) A,X system 
AX MR BAA ARR (KR) 


的 简称 。 对 于 了 = 二 核 该 系统 谱 图 


有 六 条 线 ， 其 中 X 有 4 RR, 强度 
比 为 1 3: 3: 1; AABAA, 
BAS: 8 DRM ARS TR 
CaN, RST ENS AMS 
常数 x ， 各 组 峰 的 中 心 处 为 种 自 


B 895 


5 46S fe FE. 
Beer 定律 Beer's law 1852 年 
Beer 指 则 ， 当 单 色光 通过 液 层 学 魔 


一 定 、 均 名 的 吸收 洲 液 时 ， 该 次 液 对 
光 的 吸收 程度 与 溶 渡 中 吸光 物质 的 浓 
度 上 成 正比 。 这 种 关系 称 为 比 耳 定律 ， 
其 数学 表达 式 为 


ha 
A=ig y =Ke 


AP, ABR APR EE; 如 和 7 分 别 
为 入 射 光 和 透射 光 的 强 庶 ;+ A 
光 物 后 的 浓度 ; 天 为 比例 常数 . 
Beer 定律 是 最 重要 、 应 用 最 广泛 的 
东 吸 收 定律 ,适用 于 所 有 电磁 辐射 
和 和 拳 有 吸收 物质 ， 基 吸收 光谱 定量 
SPH RBA KAS. Beer 定律 实际 
BOA-tKH EE Su- 
定律 条 ) EREE ENARE 
表达 式 。 

Beer 定律 的 偏 商 deviations from 
Beera law HGR (Beer) 定律 ， 
当 波 长 和 强 产 -一 定 的 人 射 光 通过 液 层 
FREER, TREE A 和 吸光 
物质 的 浓度 c REHE, HAr 关系 图 


形 的 两 端 早 现 弯曲 ， 这 种 现象 称 为 对 
HEERA, AIRA AE 


形 星 直 线 , 但 在 实际 工作 中 ,A-c 图 | K 值 较 太 ， 则 B-H 方程 变 为 


偏离 和 负 偏 离 〈 和 参见 左 图 )。 引 起 这 


” 种 偏离 的 因素 很 多 ， 大 致 可 分 为 物理 
| 性 因素 (包括 入 射 光 的 非 单 色 性 、 


杂 散 光 、 单 色 器 内 的 内 反射 等 ) 和 
化 学 性 内 素 (包括 吸光 物质 因 离 解 、 
缔 合 和 溶剂 化 作用 等 引起 存在 型 体 的 


i 亚 变 ， 而 同一 物质 不 同 存在 型 体 对 光 


FOR AR PTE AB Tl > 
Benesi-Hildbrand 方程 Benesi- 
Hildbrand equation 简称 B-H 方程 。 


AUT RAS RM, MWAN., CE 
蛋 生 成 、 主 -客体 反应 等 的 结合 常数 。 
车 反应 物 AC SPIRE c, ) 与 反应 物 8 
《分 析 浓 度 cs ) 按 1: 1 生成 C。 光 路 
KA bem, HKA 下 测 得 的 吸光 度 为 


| D, 各 组 分 的 阐 尔 吸光 系数 分 别 以 


Ers Eps Ec RA, HO d= OOM, 


、 c 3 
BE 方程 的 表达 式 为 党 = Et 


goo 此 方程 只 适用 于 A 和 B 都 无 吸 


收 的 情况 。 BE A 处 几乎 无 吸收 
(@,=0) Te A RRR, H ce, 或 


Ca 
d-dh 
i 
cak (a ~e) * ec 一 He AT 


充 的 B-H 方程 。 以 eax(a — dy) 对 
l/c, BX card 对 l/c, 作 图 得 一 直线 ， 


， 由 直线 斜率 及 截 距 可 求 得 K。 通 过 扒 
| 导 ，B-H 方 竹 也 适合 用 荧光 法 、 核 磁 


共振 法 测定 平 痪 常数 。 

Bertrand 法 Bertrand method -一 
PPS tee St OTEA i) 的 方 
A. PAK ZC, ie 
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Hat E ATA E 7a al ER I, 
加 热 至 沸腾 2min .获得 氧化 亚 钢 沉 省， 


MATEY Ge RE, A ae | 


钾 回 沉 亚 铁 赴 ,计算 得 氧化 亚 钢 的 量 : 
BE BE PES HR HABIT 
IEE Fin E a o 
ERMAR =—_ 
mx x 1000 

式 中 , 4 为 由 氧化 铜 的 重 从 高 鳃 酸 鲜 
精 类 检索 表 查 得 的 还 原粮 央 ，mg; m 
Fyn BE g V JPE Be 
RAR, m; V, 为 测定 时 使 用 样 癌 提 
取 液 的 体积 ，ml。 


Bjerrum AS = Bjerrum function 


x 100% 


亦 称 为 配 CGO 合 物 的 形成 函数 上 。! 


参见 形成 常数 条 ,， 

Bloch-Siegert 效应 Bloch-Siegert 
effect 在 去 三 实验 中 ,对 于 AX 体 
系 , BERMMI NM». = 内， 且 
Miei van | ， 这 时 wv， 和 vy 处 

7 


Le eee B, 的 影响 。 当 去 十 
EEM B wos me, ap 
Hl vy 一 zx 上 时， 则 观察 核 的 频率 或 


化 学 位 移 会 移动 ， 这 种 现象 称 为 
Bloch-Siegert 效应 ， 这 种 位 称 称 为 


Bloch-Siegert 位 移 ， 
Ga) 
avata n) -gii 


aira ry) 
当 需 要 精确 测定 化 学 位 移 时 ， 要 考虑 
Bloch-Siegert 位 移 。 利 用 这 个 位 务 可 
测定 B, RE. ERA. 


Bloch 方程 Bloch equations 描述 | proton theory of acid-base 


三 化 矢量 用 运动 的 经 典 方程 。 体 系 
M 的 运动 有 两 个 独立 的 因素 起 作用 。 
.是 外 加 磁场 巨 与 好 的 相互 作用 项 ， 
FER A a, Bloch 方程 
为 5 =y(M xB) + RI. NMR K 
验 中 ,在 :方向 上 施加 的 静 磁 场 B, 
在 x (或 y) 方向 上 施加 一 射频 场 
B,, FHER i M 进 动 方向 相反 的 
-ZARRA REH, HF y> 


| 0 RRE BELEH RIRA Be 


的 作用 ,这 样 的 作用 可 分 为 B, = 
By: E, = B, coset: B, = — 8, sinwt 。 
在 初始 热平衡 时 有 M, =M, M, = 
M,=0, J} ATER AMIR FE 
时 刻 币 的 各 个 分 量 为 


. M= 


yMa TaB, [T (wo ~ w) coset + sinat] 

[1 + (an a T + (yB, TT, ] 
时 ,= 
yi TB, | oosot - Ta (ay ~ wm) sinen } 

[1 + (ar, -w) E + (yB, PTT | 

_ My |L + [Cag -wT i 

TE] + Cady -ar TS + (98, PTT, ] 
AP, M 为 初始 磁化 矢量 ; T. T 
AAI], PRAT]; y 为 核 的 磁 
旋 比 。 当 8B, ABER w 与 核 的 拉 摩 
进 动 频率 wo 相差 (ay -ww) 其 大 时 ， 
M 的 横向 分 量 M, AM, 都 很 小 ， 而 
级 向 分 量 MRA, Mw =e, 时 发 生 
NMR 现象 ,MM,, M, 特 很 大 ,而 M, 较 
小 。 通 常 在 x 方向 二 施加 B, 时 便 在 
y 方向 上 接收 NMR 信号。 

Bronsted MA mT Eit ”Brinasted 
1923 年 由 


FE Lowry) BR, 该 理论 认为 . 凡 能 
给 出 质子 的 物质 部 基 酸 , 凡 能 接受 质 
子 的 物质 都 是 碱 。 由 质子 授 爱 关系 联 
Fe iE AY) RA PR A ET 
(conjugate acid-base pairs) 

酸 一 一 H* + 
例如 ,NH 与 NB RE FE 90S ae 
IF. REMEE Nir SE i eA E 
对 之 间 的 质子 迁移 反应 : 质子 理论 中 
不 存在 盐 的 概念 ,盐水 流 液 的 酸 碱 性 
是 由 其 离子 酸 和 离子 藏 的 相对 强 弱 决 
定 的 。 酸 碱 质子 理论 能 解释 酸 碱 电离 
理论 无 法 解 轰 的 许多 问题 .扩大 了 本 
碱 的 范围 ,是 酸 碱 理论 的 一 种 发 展 , 但 
它 对 于 不 涉及 质子 授 受 的 一 些 反应 ， 


例如 对 碱 性 物质 Ca0 与 酸性 物质 S0， | 


之 间 的 反应 , 仍 无 法 解释 ,表明 此 理论 
仍 有 -一 定 的 局 限 性 。 

B 底 心 格子 ”B-centered lattice 在 
HPH DA c 轴 为 独立 轴 时 ) 和 正 交 晶 
系 中 可 能 出 现 的 复 格子 。 其 特点 是 : 


平行 六 面体 单位 格子 { 晶 胞 ) 中, 不平 ` 


行 于 晶体 学 ” 轴 的 一 对 平面 葛 面 中 心 
处 存在 着 附加 点 阵 点 。 每 个 B 底 心 
唱 胞 中 含有 两 个 点 阵 点 。 

BEK B absorption band F 
族 ( 包 括 杂 环 芳香 族 ) 化合物 的 特征 
吸收 带 ,由 荣 类 (Benzenoid) 得 名 。 它 
HR Sp oF K WR de HE A OR 
带 之 间 。 

B.E.T 了 吸附 等 温 式 
B. E. T. adsorption isotherm B. E. T i% 
附 等 温 式 适用 于 吸附 过 程 中 的 多 分 子 
屋 吸 附 现象 ,吸附 质 在 吸附 剂 表面 上 
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OOH a RE Be ,更 普遍 的 
TAS ET aK STERK. FRESE 
( Bninauer) , 42 AFFF ( Emmett ) 和 和 特 勒 
尔 {Tellery 根 据 达 到 吸附 平衡 时 ,每 个 
吸附 分 子 层 的 吸附 速度 和 脱 附 速度 相 
等 ,并 假设 第 : RS a, 不 同 于 其 
{RR ERAS s,( RREA THE 
时 ,s, 等 于 吸附 气体 的 液化 粹 ) 的 产 
理 , 推 导 了 允 层 吸附 模型 ,得 到 

， Vice 

“Ti +(¢-1) (p/py) ] 


£) a) 
RT 


WAR A BET. 吸附 等 温 式 。 式 
BF 为 吸附 于 吸附 剂 上 的 物质 的 体 
积 ; VW WaT RMS 
吸附 剂 体积 ，p 为 体系 后 力 ，po 为 吸 
附 质 平衡 蒸气 压 。 Mite op) xt 
作 图 ， 可 得 到 一 条 直线 。 由 直线 部 分 
的 斜率 和 截 距 可 得 Ya, EH N, 分 子 
大 小 可 求 得 吸 府 剂 比 表 面积 。 
B. E. T. OR BA SP ESA FP ae A 
ROEM. Fl, RRM 
迷 sa,， 多 了 筷 物 质 的 比 表 面积 等 。 

c, K, L, J, 9,8, V, WRX 
we C, K, L, J, 0,5, V, W 
and X band ESR 谱 仪 一 般 均 为 定 频 
扫 场 型 ， 即 在 一 定 微波 频率 下 扫 撒 磁 
场 ， 检 测 ERAS. MMR 
高 低下 同 ， 习 惯 上 分 为 不 网 的 波段 。 
在 ESR 测量 中 最 常用 的 是 X RB 
(8~ 12GHz), b L ER {1 ~ 
2GHz)}. Q (25 ~ 40GHz). W X E 
(80 ~120GHz) ESR 现 也 有 所 应 用 。 


c= exp( 
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CHE (4 ~8GHz). KWR (18 ~ 


25CHz), J 波段 (12 ~ 18CHz), S ! 


波段 (2 -4GHz) X VR (40 ~ 
80GHz) ESR 相对 使 用 较 少 : 

CT 平面 光孝 装置 C-T plane grat- 
ing mounting 是 由 Czerny 和 Turner 
提 册 的 一 种 半 而 衍射 光栅 工作 装置 , 


HAMI, AAR. VEDEA E | 
i Be Sei Be a EE 


SEAL RSE AM, EE BO 


分 光 光 度 计 中 最 常用 的 光栅 系统 . A 


2% fF MER TA ee SHE LR AR eh, MA 
ABERI CBE ME FT EE PCR 
投射 到 平面 光栅 上 上; 被 光栅 入 射 色散 
Ja AAS GER RB Be RE 
SL, MPR he RE RY) 
ARE ICR TEC LRA 
各 波长 光 的 谱 线 ， 其 中 基 一 波长 的 谱 
线 与 位 于 焦 夯 上 的 出 射 犹 锋 重合 时 ， 
就 能 从 出 射 犹 锋 射出 该 波长 的 单 包 光 


W. DRS. PTE REE | 


PETER LR Mit 
SPISE Sa oH KA a A BA BL 
Garr-Purcell-Meiboom-Gill 法 
Carr-Purcell-Meihoom-Gill Method jf] 
称 CPMG H., — PEA Me 
aH PRAT ELT, AAE. Meiboom # Gill 
进一步 改进 CP ik, RARE 
(F) [~7-a,-7 (HR, $ 
测 ) ].。 每 经 27 时 间 间 陋 得 到 正 的 回 


波 。 每 两 次 m 脉冲 将 抵消 因为 脉冲 | 


倾倒 角 的 不 准确 而 引进 的 误差 ， 因 兹 
测 抽 结果 更 人 准确。 和 参见 Carr-Purcell 
法 条 、 自 旋回 波 法 条 。 

Carr-Purcell 法 9 Carr-Purcell me- 


简称 CP。 用 { 了 


| thod; CP 以 Car 和 Purceli 两 入 命 


BA) E BA RT TA) 和 % 的 方法 ， 


-l -r= gr T 


Cae. tD ji, 脉冲 序 到 在 7，37， 
Sr, At SULA m, 脉冲， 而 在 27， 
dr, Or, “时刻 依次 接收 回 波 顶 ( 极 
大 + 及 随后 的 信号 ,因此 具 在 一 次 实 


Bem SARE T. LAH 
于 站 脉冲 误差 票 积 起 来 会 影 啊 实 验 
的 精确 性 | Jy TE AR He a PSE m, Akat 
ie ATA fie 3 FF A Bp, A — for WK 
冲 施 加 在 «Bb TEA k p T E h 
在 -* 轴 上 。 此 如 改 进 的 CP 序列 - 
Carr-Purcell 脉冲 序列 Carr-Pur- 
cell pulse sequence $E MAHA HE m REE 
时 间 不 的 一 种 脉冲 序列 。 国 为 自 旋 
BIH BRT Th ee T, 
的 影响 ， 可 以 从 阿波 振幅 的 训 碱 明 线 
exp (op) MH 7, 的 数值 。 利 用 


| 通常 的 90° -7 — 180° MEK at RIM B 


旋回 流 时 ,为 了 保证 惊 复 到 热平衡 
D. 需要 在 检测 回 波 信 号 后 等 待 较 长 
时 间 (i A PBA Te] RATA] T) JE 
才能 施加 下 个 改变 了 r 的 脉冲 序列 


| 进行 检测 ， 要 这 样 测定 一 系列 回 被 振 


teat me TE RR KA. WER A 
Carr-Pureell pk 7) FERS. Ab Fe 90° ~ 
r ~ 180° 脉 中 序列 改进 为 90" - 7 - 
(180° -27), 脉冲 序列 ， 而 同时 在 每 
个 180?" 脉 冲 后 经 一 定时 间 r 检测 脉 
PH, AS EAS Me 
出 为 止 ， 相 当 寺 在 -- 直 观 峙 一 次 90° 
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Fok rh fea a H SH AE, ABS 
AURAR EME T, 所 需 的 时 间 。 
3C-NMR Æ Ei "C-NMR quan- 
titative spectrum $I Al rF EA A 
式 对 'H J: PAT Ma? Coat BE AE BI By 
BC 谱 呈 单 峰 。 由 于 采集 FID 信号 
HAH 2ER, TK KE TL 
应 (NOE) WUT ai Pee, OR Big 
时 便 终 目 ， 因 此 接收 到 前 是 无 NOE 
或 NOE 受到 抑制 的 ”C KS, Hae 
峰 面 积 基本 反映 了 各 相应 ”C 的 摩尔 
DB, SPT PREF TR 
或 它 的 整数 倍 。 因 此 称 为 5C-NMR 定 
量 谱 ， 有 时 也 称 为 无 NOE ay" cC- 
NMR 谱 。 实 验 中 应 注意 将 脉冲 间隔 
的 时 间 设 定 得 足 锣 长 ， 使 在 施加 每 次 
观 笛 脉冲 前 以 系 都 恢复 到 统 .一 的 初始 
热平衡 状态 THREE. 参见 
THER 。 
C-NMR 化 学 位 物 的 近似 估算 法 
approximate estimate method of "C- 
NMR chemical shift 利用 取代 基 对 所 
研究 核 的 化 学 位 移 贡 献 的 加 和 和 性， 大 
们 总 结 了 大 量 "C-NMR 谱 峰 的 化 学 位 
移 的 规律 ， 获 得 经 验算 式 及 相应 的 取 
代 基 的 取代 常数 ， 出 此 能 估算 其 化 学 
(BMAD. UHR ERITH 
BIS Pk RAD hE 5, 可 用 
Grant-Paul 经 验 式 或 Lindeman-Adam 
经 验 式 来 估算 。 不同 种 有 机 母体 基 轩 
上 的 碳 的 化 学 位 称 有 不 同 经 验算 式 ， 
苇 环 上 能 的 化 学 位 移 也 有 其 经 验 式 。 
写 出 分 子 结构 式 ， 按 经 验 式 即 可 对 所 
HEH RRS HM ATER. 
Cottrell 方程 式 Cottrell equation 


一 溶液 体系 在 外 加 电压 的 作用 十 ， 去 
极 剂 0 在 电极 表面 还 愿 为 其 的 反应; 
O+ne R. GOS BF BRO THK 
iO, HRB Ac), TER AR 


: 程 中 , 电极 表面 0 的 浓度 迅速 降低 ， 


离 电 极 表 面 人 鳄 远 的 地 方 ，0 的 浓度 您 
A, HR pit 0 朝 着 电极 表面 方 
向 扩散 ， 产 物 R 由 电极 表面 向 洲 液 
本 体 中 扩散 。 由 于 溶液 伸展 到 无 限 远 
的 距离 《实际 上 是 接近 于 无 限 远 )， 
这 个 条 件 如 得 到 满足 ， 则 称 为 “ 半 
无 限 ” 扩 散 。 在 忽略 迁移 和 对 流 首 
用 以 及 0 F R 均 不 在 电极 二 被 吸附 
条 件 下 ， 如 果 呵 盘 电 极 的 半径 很 大 ， 
趋向 于 无 限 ， 则 该 电极 上 的 扩散 是 重 
ETHAZI ~ 个 方向 (z Am) 的 


一 维 扩散 ， 其 扩散 方程 为 党 = D 


ae 
ar? 


| 实验 条 件 的 不 同 ， 决 定 了 求解 上 式 的 


初始 和 边界 条 件 。 初 始 条 件 描 终 了 电 
WERT {:=0) 蒂 液 中 的 情况 ，: = 0， 
z=Q,e,(z,6) =e, stp (z,t) =O; 边界 
FATES TERN EEA, > 0, 
2=0,co(z,) =0, 表 永 电解 开始 以 后 
外 加 电 甘 如 到 了 产生 极限 电流 的 位 
置 ,电极 表 闸 0 的 浓度 立即 降 至 零 ;: 
>0,z—æ ,eg(2,t) =e) RR BE 
FR” AD REG a. 根据 Laplace 
ARE RE _L PEAS Oy BBS, BIAS 


Cottrell F st. 
nFAD? c 


了 
` 0 ca 
{= 


mitt 
AP. iy 为 平面 电极 线性 极限 扩散 电 
Mi ”为 电极 反应 的 电子 转移 数 ; F 


CD 


为 法 拉 第 常数 ; 4 AMR MOR, Dy 
为 扩散 系数 ; cy 为 溶液 本 体液 度 。 
在 一 定 的 实验 条 件 (A ~ 定形 状 
和 大 小 的 静 十 半 面 电极 ) F, 极限 
PRLS i, 和 物质 的 深度 co 成 正比 ， 
Cottrell 方程 式 是 忧 安 法 的 一 个 基本 


公式 和 理论 基础 ， 已 知 电 极 反 应 的 n : 


就 可 求 得 扩散 系数 Po. 


C 底 心 格子 C-centered lattice 在 | 


单 斜 和正 交 晴 系 中 可 能 出 现 的 复 格 
T. 其 特点 是 : 平行 六 面体 单位 格子 
Cha) P, ETETE c BAA 
一 对 平面 的 面 中 心 处 存在 善 附 吉 点 阵 
AB. ST CR AMPA ABT 
阵 点 。 
3D-HN{ CA) CO $H 3D-HN( CA) 
CO K 3D-HNCO 条 。 
3D-HN( CA) HA H 
HA W3D-HNCO 条 。 
3D-HN{CO) CA iH 
CA R 3D-HNCO 条 。 
DNA 复制 DNA replication 以 
DNA Wet ARR. Amt oe 
DNA 完全 相同 的 DNA 分 子 的 过 程 。 
在 子 代 的 两 个 DNA 分 子 中 各 保留 一 
股 亲 代 的 DNA 链 ， 故 为 半 保 留 式 复 
fil, RREH DNA 复制 形式 有 滚 环 
式 和 8 形式 两 种 ， 真 核 细 胞 中 线性 双 
链 DNA 的 复制 是 在 特异 点 上 形成 复 
制 移 开始 的 【每 个 DNA 分 子 土 有 数 
百 个 复制 起 始点 )， 复 制 沿 复制 泡 两 
MBAR AEH, BRAN 
HL. AF DNA 的 两 条 互补 链 是 反 
庙 平 行 的 ， 复 制 史 的 移动 与 起 中 一 条 
模板 链 的 S'S 方向 重合 ， 而 与 另 一 


3D-HN(CA) 


3D-HN{ CO} 


条 模板 链 的 5 SHWRS. BE 
DNA 合成 均 为 5' 一 3'， BES. SE 
向 的 模板 链 上 合成 新 链 是 连续 的 ， 而 
在 5 一 3 走向 的 模板 链 上 合成 新 链 是 
不 连续 的 . 先 合 成 网 崎 片段 ， 再 连接 
ARSE. 复制 及 的 延 仲 涡 DNA 继续 
解 链 、 这 -ilH EE REL. 

DNA 工程 ”DNA engineering 基 
ALCES TRE (gene manip- 
ulation), SERA EHA (gene recombina- 
uon), WALE {gene engineering), 
a T $28 (molecular cioning), DNA 
工程 (DNA engineering) 5 种 术语 的 
变化 ， 虽然 它们 都 是 基因 工程 的 代 名 
词 ， 基 本 含义 相同 , 但 反映 的 层次 、 
范围 有 所 不 同 - 20 世纪 70 年 代 初 人 
们 用 遗传 分 析 方 法 从 细胞 学 水 平 了 解 
基因 到 体外 操纵 DNA 了 解 基因 ， 所 
以 叫 基因 操纵 。 后 来 认为 基因 操纵 的 
核心 是 基因 重组 。20 世纪 70 年 代 
中 、 后期， 由 于 出 现 了 工程 菌 以 及 实 
现 基 因 重 级 和 后 处 理 都 有 工程 化 的 性 
硕 ， 所 以 ， 基 因 工 程 这 一 名 词 普 遍 被 
使 用 。20 世纪 80 年 代 初 ， 由 于 基因 
工程 需 重组 载体 多 拷贝 复制 ， 建 立 起 
无 性 系 。 所 以 “clone” FRENE 
GA. GRR TAWA UER 
把 外 源 基 因 整 合 到 载体 上 建立 无 性 系 
这 一 过 程 ， 所 以 人 们 用 分 子 克 放 来 表 
未 基因 工程 。 现 在 基因 工程 远 不 限于 
建立 工程 细胞 ， 述 包括 许多 基因 组 的 
改造 、 核 酸 序 列 分 析 、 分 子 进化 分 
析 、 分 子 免 疝 学 等 ， 但 操纵 的 核心 是 
DNA, AUK “DNA 工程 ”似乎 更 具 
概括 性 。 


DE. 90 


DNA f iik DNA amplifier 也 
BK PCR ALA SAGE RI. SEGRE tE Ah 


进行 DNA THEI. HLR | 
外线 所 将 损伤 的 修复 (Ur 依赖 性 


是 一 个 由 计算 机 控制 的 精密 温度 控制 
器 ， 在 仪器 内 ， 样 铝 管 基 座 温度 控制 
精度 必须 保证 在 上 0. 1% ， 均 匀 度 控 
制 在 + 心 S%0 以 内 ， 样 申 管 之 间 不 能 
FEAR YA BE BARE. DNA fray ide Be 
档 特 征 可 分 为 葛 种 主要 类 型 ， 邵 恒温 
水 浴 划 热 丰 和 金属 去 加 热 、 制冷 
循环 型 。 

DNA Be DNA enzyme 能 够 切割 
DNA AFPR LC E DNA 分 
TEER W. DNA 酶 有 两 种 类 型 ; 
核酸 内 切 醇和 核酸 外 切 醇 。 它 们 中 有 
的 作用 为 单 链 特异 性 ， 有 的 为 双 链 特 
异性 或 序列 特异 性 。DNase 工 的 分 解 
产物 是 带 有 5 磷酸 未 端的 赛 核 背 酿 ， 
作用 的 最 适 pH tA 6.8-9.2, 需要 
Met B45. DNase 了 的 分 解 产物 是 带 
3 RR ARK nD ER A, PE A 
pH 值 为 4.5 ~5.5, Bee PERE Me? 所 
抑制 。 在 DNA Hf RE, Dnase 
的 作用 是 切除 DNA 分 子 中 爱 损 伤 的 
部 位 , 

DNA #8 DNA repair 在 特异 酶 
参与 下 ， 可 以 降低 DNA 碱 基 序 列 因 
辐射 和 其 他 诱 变 因素 所 致 损 竹 并 修复 
这 些 损伤 的 细胞 的 这 程 。DNA 修复 
有 以 下 玫 种 主要 形式 和 机 理 : (1) 
光复 活 收复 (HOM EE Rte), 
(2) HABE (4 06 PHS 
I); (3) MERIH {excision re- 
pair), itt Arie E i HA tA 
除 ， 由 DNA RAM 工 从 损伤 部 位 的 


3°-OH 端 合成 相应 … 息 正常 序列 填补 
被 切除 部 分 ， 再 由 DNA 连接 酶 将 链 
中 缺口 连接 起 来 。 切 除 修 复 包 括 对 紫 


ER), WEEE REM BS 
LMS (PMR) 和 对 错 
配 的 收复 ; (4) BHH (recombi- 


| national repair), GABE REA 


CS (ARAKARER AWB 
复 ) ， 是 利用 现 戒 存在 的 另 一 自 同 源 
序列 通过 重组 原理 蔚 补 空隙 ， 因 此 ， 
此 种 收复 完成 后 损 衔 仍然 存在 ， 只 是 
SHAT hie he “RR” mP 
Am; (5) SOS 修复 ， 这 是 对 比较 
Petites. HATE 
活 ， 在 妖 复 合成 时 将 错误 碱 基 挫 人 到 
DNA BEF, ERB MEEN 【error- 
prone repair) a 

Edman 化 学 降解 法 Edman degra- 
dation HAERE (PITC) 
E. MTR N 末端 氨基 酸 的 分 析 。 
名 肤 或 看 白质 的 末端 氮 基 能 与 PITC 
tA, EREEREER PRE RE H 
Mi, 简称 PIC-ZKREAR. AS 
EREHE-A BLAS AP SRT, NAY 
PIC- ERREFE, EREZA 
PR GR BOT E HH SE EFE, 
除去 N RIRA A FG 
然 是 完整 的 ， 因 为 PTC 基 的 引入 只 
使 第 一 个 肽 链 的 徊 定性 降低。 反应 中 
REN mae HY PTH- 氢 基 酸 ， 经 
ARM hie Tia. TRE ee 
CARERE Oh A A REO, 
相 色 谱 和 高 效 液 相 色 谱 等 方法 进 
行 鉴定 。 
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EDTA 滴定 EDTA titration 一 类 
AChE. EDTA (ZENZA 
或 其 二 销 盐 ) 能 与 绝 大 多 数 金属 离 
子 形成 稳定 的 1 1 BS, RRA TE 


一 定 条 件 下 用 EDTA 标准 深 液 直接 演 | 


定 这 些 念 属 离子 来 确定 它们 的 含量 ， 


亦 可 利用 向 接 的 方法 测定 非 金属 元 | 
素 。 例如, 可 将 PO 沉淀 为 | 


MgNH,PO, - 64,0 后 , 通过 滴定 
ME 间接 测定 POL” 含量 。 
EPA 及 DHA 分 析 analysis of EPA 


and DHA EPA WiZ 2 PR 20 RE | 


ERR, DHA 的 化 学 名 称 为 22 REA 
Mae, PAA a ALA BEA 
的 主要 成 分 ， 其 中 EPA 的 主要 作用 
是 软化 下 管 、 抽 制 动 脉 硬化 ; DHA 
的 主要 作用 是 促进 中 枢 神 经 系统 发 
育 ， 有 益 于 大 脑 保健 。 目 前 航 分 析 方 
法 为 气相 色谱 法 。 

ESA 剂量 测定 法 ESR dosimetry 
利用 ESR 测定 人 工 辐 射 剂量 的 方法 。 
很 多 物质 在 受到 各 种 人 工 辐射 后 ， 会 
造成 自由 基 或 缺陷 的 产生 、 增 加 或 减 
少 ， 最 然 辐 射 剂 其 与 自由 基 或 缺陷 的 
RRS SOAK. iT ESR 法 
a BSS HY) RR AE 
度 ， 经 过 适当 计算 和 修正 {如 扣除 
自然 辐射 的 影响 )， 就 可 测定 辐射 剂 
BB. 与 常用 的 热 黎 发 光 剂 量 测 定 方法 
HEL, ESR 剂 基 测 定 法 的 优点 是 对 同 
一 样品 反复 测定 不 会 影响 辐射 剂量 的 
测定 结果 , 但 其 缺点 是 灵敏 度 要 
低 很 多 。 

ESA 年 代 测 定 ESR dating #44 
RA BRA AU AY Th 以 及 它们 


| Ba, PEPER ENA BRE 


元 素 。 翌 随 这 些 核 的 衰变 所 放射 出 的 
a 射线 、B 射线 能 够 使 天 然 矿 物 及 化 
AB, PRARU TASK. A 
时 ， 电 子 和 空 穴 会 再 复合 ， 或 被 不 纯 
物 遇 体 缺陷 捕获 。 因 为 由 自然 界 放 射 
线 所 形成 的 未 偶 电 子 及 晶体 缺陷 级 时 
间 的 推移 而 积累 ， 可 以 用 ESR 检测 
出 来 。 当 人 为 地 用 放射 线 照射 矿物 或 
化 石 ， 则 与 自然 放射 线 的 情形 一 样 ， 
未 偶 电 子 增加 ，ESR 信息 强度 增 大 。 
如 能 估算 出 矿物 或 化 右 所 在 地 年 的 
放射 线 量 ， 就 可 以 由 ESR 信号 强度 
的 工作 曲线 外 推 ， 推 算出 放射 线 量 为 
零 时 ， 即 矿物 或 化 石 形成 的 年 代 。 这 
就 是 ESR 年 代 测 定 。 由 ESR 年 代 测 
定 法 测定 的 年 代称 为 ESR 年 代 。HESR 
年 代 测 定 法 可 以 测定 超过 碳 -14 (* 
C) 年 代 测 定 法 的 上 限 4 万 年 ， 可 达 
数 0 万 年 的 年 代 范 围 ， 在 考古 党 及 
地 球 化 学 等 领域 有 重要 应 用 。 

ESR ff ESR age 由 ESR 年 代 
测定 法 测定 的 时 间或 年 代称 为 ESR 
Et, 2R ESR 年 代 测 定 条 。 

ESR #2 line shape of ESR 
ESR 谱 线 的 形状 主要 取决 于 样品 的 性 
ARAM, 理论 上 ，ESR 谱 的 线 型 
可 分 为 高 斯 线 型 和 洛 伦 兹 线 型 尊 种 。 
PRA Gh HAR Pe ee, 
而 固体 样品 则 近 于 高 斯 线 型 。 有 些 情 
况 下 是 这 两 种 线 型 的 汤 合 。 对 于 以 外 


磁 声 菇 为 函数 的 吸收 钱 强 记 方 程 可 
写 为 洛 伦 兹 线 型 
Ya 
YCH) = - P(H-H,y +! 


903 


EF 


高 斯 线 型 : 

Y(H} = ¥exp[ -hH -BYT 
AP. Ka 表示 吸收 线 中 心 的 强度 ; 
AAR TL YS iia; T A 
RE-A Rea RT; 5 AM. RT 


同样 半 高 宽 的 妇 一 化 高 斯 线 型 和 深 伦 ， 


BRUHN LRRWRRSARK 
的 拖 尾 . 

ESA Gait ESR microscopy #f 
对 微小 空间 进行 商 分 辩 的 ESR BR 
称 为 ESR 显微镜 ， 其 分 辩 率 可 达 微 
AME. ESR 显微镜 大 致 分 为 亢 上 类。 
一 类 是 常规 的 ESR Re Be, iE 
用 足够 大 的 磁场 梯 逢 以 获得 微小 区 域 
的 自 旋 浓度 分 布 ， 另 一 类 是 利用 特殊 
设计 的 可 插入 谐振 腔 内 紧 靠 样品 表面 
的 扫描 装置 的 扫描 型 ESR 显微镜 ， 
这 类 显 微 钞 又 可 划分 为 局 部 磁场 调制 
扫描 型 ESR BiB, Bw 
ESR 显微镜 及 微波 扫描 型 ESR 总 微 
aS, 

ESR 样品 管 ESR tube ”通常 将 样 
品 放 在 ESR 样品 管内 进行 ESR 测试 。 
样品 管 要 求 首 先是 没有 顺 磁 性 杂质 ， 
其 次 是 微波 损耗 要 少 ， 即 不 致 明显 地 
使 腔 的 0 AME. Ay PRRs 
ARRATERA, RBS OT 
能 也 会 产生 ESR 信号 ,会 对 样品 信 
号 的 测试 有 影响 ， 所 以 通常 ESR tE 
品 管 是 高 纯 石 黄 管 。 有 时 也 可 用 优质 
玻璃 管 代 蔡 。 根 据 所 测 样品 的 不 同 ， 
所 使 用 的 ESR 样品 管 的 大 小 各 形状 
也 有 所 不 同 。 例 如， 次 了 减少 极 性 
CTER PO 大 的 溶液 对 微波 的 吸 
收 ， 需 使 用 毛细 管 或 扁平 池 。 


Fick 第 二 定律 Fick's second law 
ED Bile A EE 
化 ， 导 出 Fick 第 二 定律 。 离 电极 表 
面 距离 为 x 和 和 x+ 中’ 的 两 个 截面 ， 截 
Rm By A, de 为 无 限 小 ， 在 时 间 de 
内 ， 两 个 截面 间 物 质 口 浓 鹿 的 变化 


| BEE TE di 时 间 内 进 人 截面 x + dx 的 


摩尔 数 减 去 在 同一 时 间 内 离开 截面 x 
的 摩尔 数 ， 除 以 两 截面 间 的 体积 ， 中 


d _ ds - aN, 
= Ads 
将 Fick 第 一 定律 代 人 该 式 ， 得 
dey Cx, £) 


= Dol 
at 

RRA Fick WER, HAM HE: 
‘MERE aT be Se 


| RA Fy Re ER E EE a A ew 


正比 ， 比 例 常数 为 扩散 系数 Doo 

Fick 第 一 定律 Fick's first law 3# 
KREMER RR, TRO 
MRR, AES RMR 
RAST BAIL, EMEA, 
散 遂 过 截面 上 单位 面积 的 物质 0 的 
特质 的 量 (摩尔 数 ) 称 为 物质 0 的 
流量 (flux), U Ja (x,#) BR. 
物质 0 的 流量 与 浓度 梯度 成 正比 ， 
Bly Fick $ — em. HRS 
达 式 为 

aca .t) 


— Jo(x,t) = Dy ax 


AP Jy (2.6) Ae Re A 
xz, 时间 为 :时 的 流量 ;D。 为 扩散 系 
Ri RS Ram Me BI ROT RK, 


B60 e EE, 
ax 
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FID 的 采样 上 时间 acquisition time 
for FID 记录 自由 感应 衰减 (FID) 
信号 的 时 间 。 必 须 遵从 取样 定理 ， 根 
据 观 测 谱 宽 来 设 兴 采样 的 时 间 和 采样 
点 数 。 采样 的 时 间 理 应 尽 可 能 地 长 ， 
但 取样 时 间 过 长 将 引进 大 量 不 必要 的 
RE, MA Ee. EP 
BR ROR FESR 3 -5 倍 的 表 观 
BHARAT SE. SLR 
ETHER. 

FOCSY —# J pR 


corrected spin echo correlation spectros- 


Fold-over 


copy two dimensional J resolved spec- 
tum 局 核 2Dff-7 谱 研究 T, 短 的 大 分 
子 的 改进 实验 ,,， 了 胀 冲 序列 为 90°, -1 
- 180°, - 回 波 采 样 (ts)， 大 分 子 工 
短 ， 线 宽大 ， 用 普通 2Df-7 谱 实验 在 
取样 前 天 部 分 信和 号 已 误 碱 。 本 脉冲 序 
列 在 180° 脉冲 后 立即 取样 ， 采 集 整 
PES, ATR, 改善 了 
RRR. KM, BPA 
FOCSY X., HK MPP RA: X 核 
fe 90° -4 -RR FD (+,);'H 核 是 
在 采集 FID ERREN. MRH 
FOCSY 与 重 率 脉 冲 相 结合 ， 称 为 RE- 
FOCSY 实验 ， 吕 以 研究 低 浓 度 的 大 
分 于 的 结构 。 

Frank-Condon 原理 Frank- 
Condon principle 关于 分 子 光谱 中 不 
同 电 子 状态 的 两 个 振动 能 级 之 间 姥 迁 
的 规则 。 与 核 的 振动 速度 相 比 ， 电 了 
KREE (ERER 0 s) 要 
快 得 和 多， 电子 跃迁 时 原子 核 的 位 置 和 
速 座 来 不 及 变化 ， 核 间 蒜 基本 不 变 ， 
因此 ， 存 在 几率 最 大 的 核 间 距 了 刚好 相 


J 
i 
| 


等 时 的 两 个 振动 能 级 间 拭 壕 的 概率 最 
大 ， 并 县 现 由 应 的 焊 度 分 布 的 电子 光 
Hf., Feank-Condon 原理 表明 ， 只 有 处 
于 黄种 不 同 能 量 状 态 下 的 核 央 路 离 无 
显 善 差别 ， 以 及 原子 核 运动 速度 基本 
或 完全 等 于 零 时 ， 电子 峰 迁 才能 发 
+. 由 于 电子 既 迁 时 间 短 ， 因 此 咀 收 
ERR TRA Te. R 
友 紧 接着 吸光 物种 的 溶剂 分 子 可 以 影 
确 其 吸收 光谱 ， 故 分 子 吸收 光谱 可 以 
EIERE RR E E AE ME 
息 ， 而 对 分 子 动 力学 不 签 感 。 

三 分 布 F-diatribution 数理 统计 
中 一 种 常用 的 概率 分 布 ， 描 述 方 莽 比 
F=5/5, 的 概率 分 布 特性 ， 其 概率 
密度 函数 为 


Gehry 

AP, A SA PHBH AHES 与 
5 的 自由 度 。 它 在 精密 度 检 验 、 方 
差分 析 、 回 所 分 析 和 试验 设计 中 都 有 
广泛 的 应 用 。 

FF 检验 F-cnterion MAM FA 
布 的 统计 量 检验 两 正 态 总 体 方 差 齐 性 
的 一 种 统计 检验 方法 。 检验 统计 量 


a? (SBS) 
AS) 与 5 分 别 是 总 栖 方差 oa 与 og 


无 偏 居 计 值 ， 如 果 两 总 体 方差 是 一 至 
的 , Mojoo, S FS 为 同一 
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总 体 的 方差 估计 值 . S 45S) Ao? 附 
Mah, KES 或 点 估计， 者 
不 会 有 系统 误差 ,上 值 应 近似 于 或 稍 
AFI, S 与 十 由 有 限 次 测定 得 
到 的 ,用 Si 与 总 估计 总 体 方差 会 有 
Ey, 但 在 统计 上 不 应 该 是 显著 性 
差异 。 车 由 实验 值 计算 的 统计 和 量 值 
大 于 在 一定 显著 性 水 半 时 的 临界 
EF, MARBAIS 5S 园 为 
o BHi i Lao RE ge T 
A, 不 能 被 接受 。 换言之 , ES 
不 是 同一 总 体 的 方差 估计 值 。 反 之 ， 
若 由 实验 值 计算 的 统计 基 值 严 小 上 
在 一 定 显著 性 水 平 a 时 的 临界 值 F.， 
入 们 没有 理由 拭 绝 及 与 号 A 
HARRE. MAZ, SS 在 
统计 上 没有 时 著 性 苏 蜡 ,检验 在 测 
定 精密 度 擦 答 、 多 因素 优化 试验 、 校 
正 曲线 中 都 有 广泛 的 应 用 。 

GBF eg-factor Re A. 是 
ESR 波谱 中 的 一 个 重要 参数 ， 它 表征 
者 磁场 的 共振 位 置 。ESR HHRH 
E: hy = gg 及， 这 里 点 是 普遍 克 常 
数 ，8 RRA. fe ESR 谱 仪 中 通 
常 保持 微波 频率 y 不 变 ， 于 是 只 有 共 
振 磁 场 Ac 因子 是 可 改变 的 。 因 
此 只 要 测量 共振 时 的 三 强 ， 就 可 确定 
与 某 种 不 成 对 电子 相关 的 &g 值 ， 从 而 
获得 化 学 键 和 分 子 或 原子 结构 的 信 
息 。 对 于 无 轨道 角 动 量 的 电子 , Re 
因子 刚好 等 于 自由 电子 的 # 因子 值 ， 
g. =2. 00232, 不 少 有 机 自由 基 的 g 
因子 非常 接近 这 个 数值 。 而 名 数 过 
渡 金 属 离 了 站 及 其 化 合 物 的 g -r 


mee. fA. RASS Ao it E 
献 较 大 。 通常 g 因子 是 各 向 异性 
的 ， 此 时 ¢ 因子 应 以 g ERRE. 
9 张 重 g-tensor 各 向 异性 的 g 因 
隆 应 当 用 张 量 表示 ， 在 此 情况 下 ， 自 
旋 哈 密 顿 中 电子 塞 显 项 的 -- 般 形式 可 
写成 
H=pH-g-S 

这 里 号 为 .对称 二 级 张 量 ， 人 严格 也 
Wt, Ae 十 是 真正 的 对 称 二 级 张 
i. 在 直 第 坐标 系 中 


通过 测试 和 解析 单 直 样品 的 角度 依存 
ESR if, 可 得 gr 张 量 在 某 一 固定 实 
验 宁 坐 标 系 中 的 各 个 张 量 元 ， 并 总 后 
可 以 找 出 一 主轴 坐标 系 xyz 使 其 对 角 
i. Hae. g. Ae KE 
的 主 值 。 开 方 后 即 可 得 到 主 值 #,， 
Bp’ Exo 

8 值 各 向 异性 g-anisotropy g W 
子 是 ESR 波谱 中 的 一 个 重要 参数 。 
分 子 中 的 未 偶 电 子 ， 其 g 值 往往 偏离 
于 自由 电子 的 g ( =2.00232), ft g 
因子 偏离 于 上 的 原因 ， 来 源 于 轨道 
MS. WHR TRB A 
-PRSA PRR ABA 
生 的 .对 多 数 分 子 来 说 激发 态 的 控 杂 
不 是 各 向 间 性 的 ， 从 调 使 & 因子 羡 非 
SAR. Me 因子 具有 种 向 异性 ， 
RAC BEAR et MOREY 
BAK. ZAR To TARR 
动 使 所 观测 到 的 g 什 是 各 向 异性 8 因 
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子 的 平均 值 。 

Grant-Paul #3 $ xf Grant-Paul 
ho fk S, = 
-2.10 + FA, + EB, (D. APR, i 
与 了 是 狗 标 ; 式 右 第 2 项 表示 离开 碳 
原子 站 相距 庆 个 亿 学 键 处 前 取代 基 或 
者 原子 数目 ntt CH Bak RR 
修正 值 A, 的 总 贡献 ，4，= 9.09, 
A, =9.40, A, = — 2.49, 4, =0.31, 


empirical formula 


AAMT RRA T RES, 
WRR SRR Tk TEA ERE 
FARMS. 44 RIT 
CH,. CH, CH RB RE “Cc 分别 以 


1、2、3、4 AHR So B, G) 有 : 
呈 =0, Ba, By. By. By EO, 
B= -1.12, Bu = -3.34, B= 
25, By = -7.23, By = -3. 64, 
By = -9.47, Ba = -1.5, B, = 
~8. 36, 

Harimann-Hahn 匹配 条 件 Han- 
mann-Hahn matching condition Hj- 
核 体系 相互 发 生 能 基 交 换 时 能 量 匹 配 
SORA. FT HR AB] AEE 
PRCA SAG A! Hartmann-Hahn ef; 
YB, =YP; 意味 着 I HE B, 场 强 E 
的 Zeeman 能 级 必须 等 于 5 核 在 县 场 
强 下 的 Zeeman 能 级 。 实 现 这 个 要 求 
应 使 1 核 处 于 自 族 锁 定 的 情况 下 ,对 5 
核 施 加 射频 场 使 其 强度 满足 该 条 件 ， 
因此 确切 地 应 为 y,{ 有 )， = ys (B eo 

Hil I Hill plot 用 以 计算 络 合 反 
M RRMA LAA SABA 
常数 。 对 于 配 体 为 工 的 1: 1 的 反应 ， 


Ble Fpa 
A,=0.11; B, U) 中 第 标 上 表示 内 | 


Ku [E] 
其 分 配 系 数 及 为 : fua = 1+K,[i}° 


对 于 配 位 数 为 ma 县 无 相互 影响 的 反 
seu ry, 7 nk[L] 

应 ， 则 分 配 系数 : H, i TAL’ 
RP, kA wR. AURREN 
Aa, 分配 系数 为 因 变 量 ， 上 面 两 


KARAF REREN: y= 


Z Rp, x 和 分 别 为 自 变量 和 


AEE; d, e, 为 系数 .该 式 还 可 
F 成 ; 如 时 


Xe 


as 
(d/f) te/f)y 


| (df) =(e/f), 便 有 : log TE = logx 


-log $. 例如 当 1: 1 we. yE 


f 
表达 式 为 log A 


top, 。 以 log [Tt loge 做 双 对 数 


图 ， 得 到 斜率 为 ! HAR. ORO 
数 图 称 为 Hill 图 。 一 般 简单 结合 体系 
H HER- Be. ill 图 已 经 被 广 
证 应 用 到 酶 抑制 以 及 协同 结 人 台 等 众多 
反应 的 研究 中 ， 

H 点 标准 加 入 法 -H-point standard 
addition method 利用 分 析 信 和 号 的 吉 侣 
性 ， 将 标准 如 人 法 与 双 波 长 测定 相 结 
合 的 -种 分 光 光 度 法 。 在 样品 浪 液 
中 ,对 待 测 组 分 进行 标准 溶液 加 人 
( 即 在 体积 近似 不 变 的 情况 下 改变 竺 
测 物 的 浓度 )， 在 选 定 的 两 个 合适 流 
长 处 测定 被 测 洲 液 的 吸光 度 ， 再 以 上 吸 
光度 对 标准 加 入 量 作 图 ， 可 得 两 硼 
R BARR RPA CAR), 


= log[L] ~- 
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该 点 对 应 的 浓度 横 坐 标 值 即 为 待 测 物 
浓度 ， 而 对 应 的 吸光 度 即 为 干扰 物 的 
吸光 度 贡 献 。 该 方法 能 消除 干扰 效 
应 ， 提 高 方法 的 选择 性 ， 可 应 用 十 两 
个 组 分 的 同时 分 析 。 倘若 与 比例 吸收 
点 技术 机 里 合 . 可 扩展 至 三 组 分 的 同 
时 分 析 。 

"H-NMR 化 学 位 移 的 近似 估算 法 
approximate estimate method of ' H-NMR 
chemical shifis AJA t +£ BSA RRL 
用 其 周围 取代 基 所 造成 的 化 学 环境 的 
差异 ， 吉 上 屏蔽 作用 的 加 和 性 ， 人 拉 
总 结 册 了 近似 地 由 算 所 讨论 核 的 化 学 


| 位 称 值 的 天 小 的 胡 法 。 对 烧 基 氧 有 
| Shoolery 经 验 式 ， Uf MOHELA Tobey- 
| Simon 4 MR, RH Bh A 
经 验 式 。 

'H 核 榨 测 的 异 核 多 键 相 关 实 验 
'H detected heteronuclear multiple bond 
coherence; HMBC {PBR SR RAY 
BASEN, AA HMBC 脉冲 序列 抑 
制 Jews AERA Ja Ja 来 产生 蜡 
BETA. HH 核 间接 检测 低 自 
然 丰 度 和 低 磁 族 比 的 核 【如 "CN 
等 ) 的 方法 。HMBC 基本 脉冲 序列 


'H 观测 核 90°, 
B30 


-ERR 8 标记 的 信号 ,对 "C 的 


第 1! 个 99° 脉冲 起 低 通 滤波 作用 ,将 
由 'Jcn 耦 合 的 信息 抑制 掉 , 脉 冲 序 列 利 
用 相 循 环 有 效 地 抑制 零 量子 相 于 。 
HMBC i F, 域 是 X 核 (如 "C,"N) 的 
化 学 位 移 ,Ff 域 是 'H 的 化 学 位 移 ， 交 
六 峰 表 示 通 过 2 或 3 个 化 学 键 的 相关 
或 连接 关系 ， 由 于 抑 制 得 不 彻底 也 能 
BM Jy 分 型 的 交叉 峰 。 由 于 HM- 
BC 检测 的 是 'H， 而 不 是 稀 核 ， 因 此 
灵敏 度 大 太 提 高 。 

Iikovic 方程 式 TIkovie equation Nk- 
在 1934 年 首次 提出 了 滴 冬 电 
极 上 的 扩散 电流 方程 式 ， 这 就 是 著 
名 的 korice PRR. WR AR EM 
扩散 过 程 有 随 个 特点 : (1) RE 


DC 


2 = 180° ~~ RA FID, ty) 
90°, 
球形 ， 属 于 球形 扩散 ; (2) 电极 面 
积 不 新 增长 ， 引 起 溶液 发 生 对 流 运 
动 。 因 此 , 滴 采 电极 附近 任 一 点 物 
质 浓度 随时 闻 的 变化 决定 于 球形 扩 
i; 散 和 溶液 对 流 。 由 于 滴 染 电极 附近 
AP REEERE, JLF E R 
不 计 ， 可 将 滴 系 电 概 的 球形 扩散 当 
作 面 积 不 断 变化 的 平面 电极 的 线性 
扩散 来 处 理 。 利 用 Laplace 变换 法 进 
行 求解 ， 由 Fick 第 一 定律 求 得 k- 
oie 方程 式 
i, =605nD? mist cg 

OP, i; 是 扩散 电流 CA BR pA); Do 
| 是 扩散 系数 (om? - 8°"); m SRE 
| (gs aR mgs); AREN 
| 长 的 时 间 (s); cf 是 浓度 (mol - 
cm-? 或 mmol . L-1)。 由 该 方程 得 
知 ， 用 同一 毛细 管 在 恒定 的 乘 柱 高 
度 时 ， 扩 散 电 该 与 深 液 中 被 测 物 质 
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的 浓度 成 正比 ， 这 是 被 谱 征 基 分 析 | 


的 基础 . M Aa A fe Be oe By K 
柱 高 度 的 平方 根 成 正比 。 这 一 线性 
KRAH -bR T Ukoi WEB 
式 的 有 效 性 ， 也 是 判断 纯 扩 散 控 制 
电流 的 实验 依据 。 

h 的 校正 the correclion of h G 
测 光 棚 昏 红外 交 谱 仪器 性 能 的 -个 指 


标 。 具体 的 力 法 是 指 在 一 个 光路 中 鬼 


AN a, PARR) SBS. RB A Kk 
F, ARS Aid RAMS 
Se Fy PEIE Aa E et oe H Ph ee SE 
AY, BIBER SEER oie fe + 0. O1 吸 
.光度 范围 内 . 

JAH J-modulation 


ae AE KR See J eT R 

Jablonski 能 级 图 Jablonski dia- 
gram; Jablonski scheme 月 来 表示 分 
子 的 电子 去 结构 或 电 了 厂 迁 状态 的 分 
子 轨道 能 组 图 。Jablonski 于 1933 年 提 
出 。 后 来 人 们 就 以 他 的 名 字 命 名 ， 称 
£H Jablonski 能 钱 图 。 从 图 中 可 以 理 
FCR iG PFE ESE CS, 一 5% ) 、 非 
WONG (5-5). ABER (S, 
-+T,), BR CT, 5,) DRS 
线 态 非 辐射 失 活 【Ti 一 So) 等 各 状态 
间 变 换 的 光 物 理 过 程 。 在 光 致 恬 光 分 
Pi, Jablonski 能 级 图 对 理解 其 发 光 


| 特性 很 有 帮助 。 


Jablonski 能 级 图 
So Abas BARE; 5 一 第 一 散发 单线 态 ; 了 一 第 一 党 发 三 线 态 ; 
一 振动 失 活 ;I 一 内 转 搁 ; ISC— AIEEE, 
ARRIETA AS — 
(1) 一 光 吸 收 ; (2) 一 荧光 辐射 ; 《3) RR, 
(4) 一 但 光 畏 射 ; (5) 一 TT 潭 无 :16) —T-T AUR FEM SOE: 


(7) 一 热 活 化 延迟 荧光 ; (8), 


(9) 一 非 辐 射 失 活 


Karplus 关系 式 Karplus relation- | 的 关系 式 为 7 = Joos + C C25 


ship 通过 3 个 化 党 键 的 磁性 核 之 间 
的 焰 合 常数 /与 组 成 它们 的 两 面 骨 中 


出 = 各 ~ 90° Rt) 5] = Sig cosh + C 
(H p =90° ~ 180° RT), sth, Jy 和 


K 909 


了 mm 分别 表 示 中 为 人 和 180?" 时 的 了 值 ; 
为 一 常数 .修正 后 得 到 了 = A+ 
Beos + Coos2h, TA HRAL Karplus 关系 
Ao EHH F Jue is ea 
Fe RO, A = 4.22Hz， 
B=0.5H2, C=4.5Hz, GR SRE 
A=7Hz, B= ~ Hz, C =5Hz, 可 能 
更 实用 , BRR AL BL CER 
有 不 同 。 利 用 它 可 说 明雄 > 而 ,六 
TR, fy RR LAP | 
平 伏 氨 间 的 Ja MERARI Jeo F | 
FP J Sci AE Karplus 公式 可 推测 
分 子 的 结构 . 

Kivelson 公式 Kivelson equation 


RRA B 
BUS) BHAT, 则 将 观测 到 由 


该 原子 核 引 过 的 21+1 个 超 精细 硝 合 
Aa HE, 但 这 21+1 个 峰 并 非 是 等 
强度 的 ， 每 -条 峰 的 线 宽 由 Kivelson 
公式 表达 为 


AP, m RRA WERTH, 系数 


Q, 训 及 c REAR cAT. Smee | 


性 超 精 细 厢 合 常数 4、 磁场 五 及 旋转 
相关 时 间 7 的 了 基数。 在 莘 单 模型 里 ， 


， 旋转 相关 时 间 7 表示 为 ; 7 = A 


3KT `’ 

式 中 , 上 是 分 子 半径 ; n EMAR. 
Kjeldahi 分 析 Kjeldahl analysis 

亦 称 “多 氏 定 氮 法 "。 一 种 重要 的 测 

定 有 机 化 合 物 中 舞 含 量 的 方法 。 有 机 


ACA RIE REPEL FE 
: TRARY. Fo Br A MAEA 


NH,HSG, 《此 步 称 为 消化 ，diges- 
tion), FRA PM, DR RH ho, 
Fe (NH) A 4% 的 硼酸 溶液 
Mm We (NH, + H,BO, 一 NH, + 
H,BO,), LARP AG 27 Ped as 7A FA te 
酸 溶液 滴定 H, BO, ; 亦 可 用 过 量 标准 
HC) RORY a, BEAL ERE NaOH 洲 
Re eT a HC], SATB) RRR 
ANSE. AMLE MRAM. HS 
RRA BF BAL TE RR 
其 他 特殊 处 理 外 ， 大 多 数 都 可 用 此 法 
测定 其 中 的 氮 合 量 。 该 法 因 能 用 于 微 


| 量 拨 的 测定 而 获得 广泛 应 用 。 


Kjeldah! 483% Kjeldahi flask ”用 于 
有 机 试 样 的 淫 式 消解 和 溶解 金属 试 样 
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时 的 一 种 玻璃 容器 (如 .上 页 图 }, 有 
从 1 毫升 到 数 百 毫 升 的 多 种 规格 - 
ATAS KEFR, MARO ERIR 
RRAIN A BR SE eR Ae 
HHR, 

K-K 转换 Kramers-Kronig transform 
镜面 反射 光源 经 kK-K Fe RX Ph 
理 可 获得 吸收 和 欧洲。 处 理 时 由 于 引入 
可 凋 参 数 ， 可 绘制 成 与 之 相应 的 吸 
收 光 谱 和 折射 率 光 谱 。 镜面 反射 光 
谱 常 常 总 是 有 反射 和 漫 反 射 的 泥 合 
诺 ， 其 谱 图 不 仅 随 波长 而 且 也 随 样 
品 的 折射 率 耐 变化， 为 此 得 到 的 是 
类 -导数 特征 的 而 不 是 对 称 的 吸收 
带 ， 不 便 分 析 。K-K 转换 所 获得 的 
吸收 光谱 谱 峰 的 又 收 率 是 相对 的 ， 
不 是 绝对 的 ， 因 此 不 能 作 定 其 分 析 
BOSE. Aa Ar GE A a L 
面 反 射 贡 献 为 主 ,，K-K $6204 NF 
谱 的 定性 解释 ， 因 为 峰 形 和 峰 强 床 
会 变形 。 

Knight fit Knight shit W. D 
Knight 于 1949 年 普 先 观测 到 。 在 同样 
外 磁场 于 ,” Cu 的 核磁 共振 频率 在 金 
属 中 比 在 抗 洲 性 物质 CuQl 里 要 高 
0.237%, KESA PEN Bis 
Fo 设 m Ay, 分 别 为 某 核 在 金属 中 
和 和 抗 磁 物 质 中 的 核磁 共振 频率 ，Ay = 


Va Pas 定义 和 为 Knight 位 称 ， 它 以 
el 


百分数 表示 很 多 金属 的 导电 电子 处 
Ts, 其 有 以 核 为 对 称 中 心 的 球形 
电子 云 分 布 . s 态 电 子 云 在 核 体积 内 
TLR BER AS (BIG RAT TE BY BE 
米 接触 )。 与 核 自 旋 产 生 的 场 之 间 有 


SRM. KE Knight 位 称 的 主要 
FAL. Knight 位 移 有 5 个 特性 : (1) 
金属 元 素 Knight 位 称 恒 为 正 什 ;， (2) 
PARRA B 变化 而 变化 ; (3) 几 
ERB SEO, (4) 通常 随 核 电荷 
Z 增 太 而 增 大 ; (5) s 态 导 电 电 子 的 
位 移 比 非 s 态 的 要 大 得 多 。 

Kramers 定理 Kramers’ theorem 
如 果 自 旋 体 系 中 舍 育 两 个 以 上 的 未 个 
电子 时 ， 将 会 产生 零 场 分 裂 ， 但 此 时 
并 非 所 有 能 级 简 并 被 完全 解除 ， 对 于 
SARAH THRR (ARES 
ETAJER), EEN, #0 
ERENER BMS. RM 
Kramers 定理 。 7S RE Be Sy 3} 
fat AY — SS Bp Kramer 二 重 态 。 
Kramer 二 重 态 只 有 在 外 加 磁场 的 作用 
下 才能 解除 简 并 。 

Kubelka-Munk 转 摘 9 Kubetka-Munk 
transform = ZEB) EE A AS PET OP 
射 光谱 的 测定 中 ， 由 于 样品 对 红 村 这 
PARES AR. RER E ea 
418, fa E 2. Kubelka-Munk 
(K-M) BRB RANE ERNE 
的 数据 处 理 方 法 。 样 品 厚度 大 于 入 射 
光 的 延 射 深度 时 的 漫 反 射 光 庄 虹 与 KK- 
MMB F(R) 之 闻 的 关系 如 下 
AFR o 

F(R) = 


WEIDER RO BRE PR Ee 
呈 线 性 关系 ,因而 峰 高 不 能 作为 定量 
分 析 之 用 .但 在 经 过 KK-M 转换 后 , 谱 带 
的 强度 与 样品 的 浓度 呈 线 性 关系 
(RUMBA). HERES 


(1 ~R)* 
2R 


KLM ol 


红外 区 的 吸收 - BA AR , 0 K-M AE 
换 只 适用 上 二 非常 弱 的 吸收 ,因此 ,并 
不 是 所 有 样品 的 洲 皮 射 红 外 光谱 图 
Heil K-M 转换 后 都 能 够 得 到 很 好 的 
定量 结果 ， 

K Ber K absorption band HHA 
3¢ Konjugation #904: Rm &. 78 
mor BRE | aa A RR 
带 [ 与 六 .对 应 的 摩尔 吸光 系数 £ ra 
各 在 (1 x10?) ~ (2x10) 之 间 ]。 相 
当 于 整个 共 生 双 键 的 基态 向 极 性 激发 
ASHIK. fon 

C=C = C+ 0* —C=c--0" 
C=C: --C=—0—-C* —C=C—0- 
K Car ERD A ma RSE ee BE AY 1S A TE 
增加 。 对 芳香 旋 化 合 物 的 K 带 ， 有 的 
KARERA E Ho 

Lindeman-Adams 经 验 式 linde- 

man Adams empirical formula 化 学 位 


#5, =B, + EDAn + y,Na tA Nas 
AP, * 为 与 碳 原 子 大 直接 连接 的 碳 
原子 数 数目 ; Du 为 邻接 大 的 碳 原 子 属 
FP (m= 2). R (m=3), ¥ 
(m=4) PORTA, 这 里 D, Dy, D, 
AP, Ny 及 Na 分 别 是 离 碳 原 子 上 


相距 3 个 及 4 个 键 的 碳 原 子 数 数 月 。 
B.A. V A, BRINE HS, 
s t 2 3 4 
B| 680] 15.34] 23.46] 27.77 
Ag| 0.56 9.75) 660 2. 26 
Ag] 17.83! 16707 L14 3. 96 
«| 25.48| 21.43] 14.70 735 
y, | -249| -2 的 | -207 0. 68 
A 0.49 0. 25 


PRICK IR FE 6 的 
计算 经 验 式 : 8 = 128.5 + App + 
Eas, + EAs, + AB,， 式 中 ，AB ER 
代 基 的 化 学 位 称 常数 ; 脚 标 本 位 、”、 
m, p ARE SBT, 间 位 及 
对 位 的 取代 基 的 位 置 。 妆 它们 辟 为 了 


时 , 则 AS 0; 如 取代 基 为 CH, 


nt, Mra y 93, O88, 0, ~29,; 
如 为 SiMe, 则 分 别 为 13.6. 4.6, 
-0.9, -0.9; QGH, 时 分 别 鸭 13、 一 
1, 0.4, -1; 为 COOH 时 分 别 有 
2.1、1.5、0、5,1; 为 OH 时 分 别 有 
26.9、- 12.7、1.4、- 7.3; NO, 时 
分 别 为 20.0、-4.8. 0.9、5.8; 下 时 
分 别 有 348、-12.9、 1.4、-4.5; 1 
时 分 别 有 -32, 10, 3, t 
Maxam-Gilbert 北 学 法 Maxam-Gil- 


| hert chemical method 测定 DNA 序列 
| 的 … 种 化 学 方法 。 先 把 待 测 的 DNA 


进行 化 学 降解 ， 然 后 用 放射 性 元 素 
[a] R [y] 标记 DNA 片断 的 
AURA, 一 个 末端 标记 的 DNA 片 
断 在 5 组 互相 独立 的 化 学 反应 中 分 别 
得 到 部 分 降解 。 其 中 每 一 组 反应 特异 


| 地 针对 某 一 种 或 某 一 类 碱 基 ， 因 此 生 


成 5 组 放射 性 标记 的 分 子 ， 从 共同 起 
点 《放射 性 标记 末端 ) 延续 到 发 生化 
SRR MA, SHARED PHA 
长 短 不 一 的 DNA 分 子 。 此 后 ， 各 组 
均 通过 聚 丙 烯 酰胺 凝 腕 电 恋 进 行 分 
沿 ， 再 通过 放射 自 显 影 来 检测 未 端 标 
记 的 分 子 。 

McConnell 关系 式  MecConnell's re- 
lation 在 ESR 谱 中 ,由 于 自 旋 极 化 
引起 氧 原子 核 上 出 现 不 成 对 电子 自 旋 
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密度 ， 与 其 有 不 成 对 电子 的 碳 原 子 相 


连 的 氨 核 也 显示 出 超 精细 耦合 。 琴 此 | 


BKET EATR E T HEEE p. 
TARRA ka RT ES 
WE Aya 
A, = Qip. 

这 个 公式 即 YeConnell LAR. OL, E 
比例 常数 ， 出 实验 确定 . AE AS Ta 
况 一 般 取 22.5 -33G。 例 如 ， 一 般 对 
TERMA TH HE 必 , 取 29C， 而 
对 于 茶 负 离子 白 由 基 QF 到 22.5G。 

McLachlan 近似 McLachlan ap 
proximation ”计算 白 旋 密 度 的 方法 很 
多 ， 最 简单 的 就 是 休克 尔 〈 Hackel) 
近似 的 分 子 轨 道 法 。 体 克 尔 法 只 用 未 
偶 电 子 占 有 的 分 子 轨 道 (spin ocup- 
pied molecular orbital, SOMO) 计算 自 
旋 密 度 ， 不 可 能 得 到 负 的 自 旋 密 度 。 
McLachlan 近似 是 在 休克 尔 法 的 基础 
上 考虑 了 所 有 占有 分 子 轨 道上 的 不 同 
自 旋 的 相互 影响 。 在 McLachlan i {PI 
由， 在 最 初 求 得 的 分 子 思 道中 放 人 人 a 
自 旋 ， 然 后 考 起 其 影响 效果 再 求 节 和 当 
旋 所 占据 的 分 子 轨 道 , 这样 ， 在 休克 
尔 法 中 一 对 电子 【一 个 a 自 旋 和 一 个 
BAK) 占据 完全 一 样 的 分 子 轨道 ， 
而 在 McLachlan 法 中 辐 -- 对 电子 中 的 
a 自 旋 与 B 自 旋 的 分 子 轨道 是 不 同 
的 。 当 某 一 原子 上 的 B 自 旋 的 密度 大 
Poa Aen, 就 会 出 现 负 的 自 
MEAL 

Mie 散射 Mie scattering 3¢ # St 
SETH L, Aap PR 


SORA eR sneer ae | 


散射 称 为 Mie 氏 散 射 。 德 国米 (Mie) 
教授 根据 经 典 电磁 场 理论 对 款 彤 、 链 
开 微 粒 推 导出 洲 氏 散射 理论 ， 在 Mie 
散射 中 各 散射 点 的 位 相 密切 相关 ， 因 
此 散射 光 蝇 度 会 随 散射 角 的 变化 而 出 


| ROPES UMA, R CA 
| 射 光 投射 方向 ) 与 后 向 散射 光 强度 较 


大 。 若 散射 微粒 尺度 比 人 射 光波 长 大 


| RER. RR SE Od fp 


渡 到 通常 的 基 尔 替 夫 {Kirehhoff) 入 
射 花 样 - BO EK ER BO OLENA A 
布 , 可 获得 散射 粒子 的 撕 状 和 结 
HE Bo 

MLEV-16 脉冲 系列 MLEY-16 
pulse sequence H H H. Levitt 首先 提 
HRED. AEA 
系 CH H AART 180° bab at e 进 
FER, 但 只 有 在 'H 2 90°* 脉 冲 必用 
后 并 当 砚 合 重 村 的 时 刻 及 其 附近 才 有 
较 好 的 效果 。 若 用 = 个 180° 脉 冲 ， 亲 
FANE, fn TERA. 4 
HGRA Ale) ee ae at, AT ae 
作用 时 间 内 对 *C BARR, EAZ 
冲 时 由 于 实验 脉冲 不 完善 件 引 超 的 误 
差 ， 最 终 会 累积 起 来 ， 为 此 改 用 组 合 
脉冲 和 相位 循环 造成 完善 的 脉冲 。 这 
EPH TP AK HOR (Bp 90° 180° 90°, ) 
或 者 它 的 反 相 脉冲 真 (《 即 
90".180*,90?.) ， 代 在 单个 180* 脉 冲 ， 
将 这 样 的 180° 组 合 脉冲 每 4 个 构成 一 
个 循环 : RRRR, KRRRR, RR 
RRR, RRRRR, RH MLEVA 
Chet) 序列。 将 它们 组 合成 更 大 的 


:循环 RRRRRRRRRRRRRR 


RR, (Bis MLEV-16 脉冲 序列 。 在 相 
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同 去 三 场 强 FEA E TE 
法 。 该 序 剂 下 以 扩展 得 到 更 大 的 由 
32 -全 个 基本 元 如 ,器 组 成 的 脉冲 系 
ži, ZRIHTA : 

Molisch 试验 Molisch text SRAI 
PoP CREE TE EVE Ra 
BAGH. Ua- -Ak AE o A 


是 栋 醚 后 成 紫色 ， 应 用 这 -版 应 来 鉴 


定 精 的 存在 称 为 Molisch HR. 
NMR 理论 的 密度 算 符 (矩阵 ) 方 


NMR theory ”以 统计 量子 力学 为 基础 ， 


系 的 态 ， 在 各 种 物理 量 作 用 下 随时 间 
的 演变 的 理论 方法 。 它 并 不 像 经 典 方 
HEALE A A a, ME 
SR ARHAANS-BEAT, BAe 
度 算 符 求 得 最 后 观测 的 信号 。 用 它 来 
分 析 各 种 复杂 脉冲 序列 作用 下 耦合 网 
络 的 自 旋 动 妃 党 过 程 ， 可 精确 地 预测 
FENIE, fe it Be AD Bk E 
序列 。 

NMR 理论 汞 量 模型 vector mode of 
NMR theory 在 措 述 核 自 旋 体 系 宏观 


磁化 矢量 运动 的 微分 方程 一 Bloch | 


方程 基础 上 ， 建 立 NMR 理论 的 经 典 
和 半 经 典 的 矢量 模型 。 BREED 
适用 于 无 自 旋 耦 人 台 ， 无 四 极 耦 合 的 单 
自 旋 体系 ， 它 可 以 说 明 自 施 进 动 、 章 
动 、 自 旋回 波 、 弛 列 时 间 的 测量 ， 一 
些 组 合 脉冲 ， 慢 化 学 交换 的 测量 各自 
旋 成 像 等 许多 基本 实验 。 对 多 能 级 体 
系 中 出 现 的 极 化 转 穆 等 实验 的 解释 ， 
需要 采用 半 经 典 矢 量 模 型 。 矢 其 模 坊 
能 给 予 简明 、 直 观 、 易 懂 的 物理 模型 


aa ] 接 爱 ， 但 对 复杂 的 情况 如 
、 密 量子 相干 等 实验 等 很 难 用 矢 
ARIDE 需 用 统计 量 于 力学 方 
法 ， 最 基本 的 是 密度 算 符 【年 阵 ) 方 
法 来 描述 。 
NMR 谱 线 宽 line width ef NMR 
MMR 谱 线 不 是 无 限 尖锐 的 线 , 而 是 有 
一 定 宽度 的 峰 。NMR 谱 峰 线 宽 用 吸收 


«WERK ERE : 半 处 的 宽度 , 即 半 高 宽 
:Ap1 来 表示 ， 
法 density operator ( matrix) method of , 


| 间 决 定 : Av} =h 
用 密度 算 符 运动 方程 来 描述 核 自 旅 体 


由 核 自 旋 体系 的 弛 光 时 
2 
Lop 大 
多 数 液 体 试 样 的 典型 线 沉 为 0.1 ~ 
10Hz, 豪 合 物 10 ~ 10'Hz, 国体 则 在 

10° ~ 10 Hz. Æ HORA. 

NMR 谱 线 形 line shape of NMR 
NMR RR A — E E , HY ARE E 
数 Gt5) 来 描述 它 ,， 它 是 归 一 化 的 。 
可 以 通过 近似 方法 来 拟 合 线形 ， 最 常 
见 的 线形 有 洛 伦 阔 线 形 和 高 斯 线形 。 


_ 2 
ERRE Cr) =r py 


对 应 的 时 域 丽 数 为 zi =(< a 


( -g)> 0) =0,t <0。 高 斯 线 


一 《PP 一 =r) T 


É G(v) =27,exp| 二 2 | 对 应 


的 时 域 函 数 为 g(1:) = (元 }e 


[二 到 | eolgtey =0,1<0, REE 
(ar | > 0e #0. <0, if 


样 的 7, > T,， 线 宽 主要 由 核 的 自 旋 - 
Fie th RTA) 决定 。 通常 液体 
NMR HE Te RT, iE HK 


`- G4 N 


NMR fee BLA IS TE BE, tHE 

高 斯 线形 ， 可 用 Weibull 两 数 描述 其 
pt 

EREM: (0) = [ep( 元 ) |. 系 


G 


SE MAREE] 与 3 之 癌变 化 , =1 


ERE, E=2 为 高 斯 线形 。 洛 伦 | 


REO Fe 1 UL BEBE UA. AE ABD RAR 
Bi, A He WR BE te I, {A 
JABS LEB EG AEE 


NMR 谢 仪 磁场 系统 magnetic field | 


system of NMR ”用 以 产生 一 个 强 、 
稳 、 勾 的 静 磁 场 。2. 3Tesla 以 下 的 强 
磁场 通常 用 电 禾 铁 或 永久 磁体 来 产 
生 ， 而 更 高 的 懂 场 则 需 采 用 超导体 绕 
成 螺旋 形 线 圈 电 激励 来 产生 。 为 了 区 
得 稳定 磁场 强度 名 ， 对 于 超 异 磁体 务 
必用 液 气 、 液 氮 维 持 其 正常 工作 。 对 
TERARI., 除了 要 有 水 冷却 系统 
使 磁体 恒温 ，、 对 供电 电源 要 求 稳 压 
外 ， 还 采用 磁 遂 稳定 器 (PRR 
圈 与 补 楼 线 疾 ) 用 以 消除 变化 较 快 的 
BOAT, 但 只 能 保证 短 时 期 内 的 稳 
E, 长 时 间 发 生 的 磁场 的 漂移 则 述 要 
采用 声 频 联 锁 装置 ， 它 是 利用 某 参 考 
B 《比如 重水 中 的 气 核 ) 的 一 条 强 核 
袖 共 振 色散 信号 ， 设 计 反 馈 电路 可 自 
BDZ PH TA ea HR 
Tit, ARRAN Ba. BEY 
中 党 有 内 锁 和 外 锁 之 分 ， 所 谓 内 锁 通 


WERP PRE TRA TAL AD MSE | 


tea B uty ais, mo SEO Al 
固定 在 离 被 测试 样 很 近 的 位 置 上 的 某 
& (HD, "Li, "F, +) 的 共振 信 


SETS. AM ARNE, BEE | 


更 高 ， 准 确 度 更 高 ， 但 每 更 换 试 样 就 


会 拓 锁 ， 要 重 行 锁 场 ， 在 磁 陈 内 要 插 
人 名 组 匀 场 线 回调 节 其 电流 使 它 在 空 
问 构 眠 互相 正 记 的 梯度 磁场 ， 可 补偿 
主 矿 体 的 磁场 不 均匀 性 . 

NMR 谱 位 接收 检测 系统 receiver 
and detection system of NMR 当 射 频 
脉冲 施加 在 试 样 上 后 ， 射 频 发 射门 是 
AAA, NMR 的 自由 感应 衰减 
(FID) 信和 号 通过 ， 启 开 接 收 机 1 门 ， 由 
接收 检测 系统 接收 下 来 。 经 前 置 放大 
(TERRA AB SP), GEA ED SEE p 
A, BCR ASAE (PSD) 
或 数字 正 交 检 波 (DOD) RR, 
Bl. HE, SAMUS BAM 
(A/D) 转换 器 转化 成 为 数字 信号 由 
计算 村 进行 快速 采样 将 Flip 信号 记 
忆 下 来 。 

NMR 谱 仪 灵敏 度 sensitivity of 
NMR spectrometer 表示 仪器 检测 弱 信 
号 的 能 力 。NMR 谱 仪 的 入 曲 比 为 

S MEI + 门 丽 主 6 

N rit 
AP, N 是 单位 体积 中 核 的 数目 ，y 
REEL; JA ARR TH, B, 
SMO Bie UE: p BRR 
因子 ; Ve 是 线圈 体积 ; 如 是 射频 谐振 
回路 的 品质 因子 : TRATAR: /是 
接收 机 噪声 因子 ; 5 是 接收 机 频带 宽 


度 。 一 般 认为 频率 较 低 时 总 < Ny Be, 


而 频率 较 高 时 六 < Ny B, 了 。 提 高 灵 


敏 度 有 效 的 办 法 是 提高 磁场 强度 ; 应 
甩 舟 共振 技术 ， 如 极 化 转移 ， 交 叉 极 
化 ， 可 提高 y 值 小 的 核 的 灵敏 度 ; 增 


N oS 


吉 被 测试 样 的 数量 如 流体 样品 的 浓 | 


RE): HAS Bin, BRI ee 
MR LEPI BE nf 

NMR i Soe Se St RR radiofre- 
quency transmitter system of NMR 将 
一 个 稳定 的 、 eR TE Bp” 
{石英 晶体 捧 东 器) 产生 的 电磁 滤 ， 
经 频率 综合 虞 可 精确 的 合成 出 欲 观测 
核 (如 HC 或 "P，… 等 ) 、 被 辆 照 
核 〈 如 ' H， 供 消除 对 观测 核 的 斐 合作 


用 ， 以 便 简 化 谱 图 之 用 等 ) 及 锁定 核 | 


(AFD BU Li 等 供 稳定 谱 仪 自身 的 磁 
场 强度 之 用 ) 的 3 个 通道 所 需 频 率 的 
射频 源 。 射 频 源 所 发 生 的 射频 场 经 过 


受到 脉冲 程序 控制 的 发 射门 ， 产生 相 ` 


应 的 射频 脉冲 ， 再 经 过 功率 放 太 能 发 
射 很 强 功率 的 多 种 射频 脉冲 ， 量 终 输 
送 刘 探头 部 分 线 在 试 样 套 管 上 的 发 射 
oe ie 
NMR WHEE NMR probe-head 

整个 仪器 的 心脏 。 是 联系 试 样 与 谱 仪 
KO., BETERRI pH., 常备 
有 多 种 探头 组 件 和 揪 件 ， 这 些 组 、 插 
件 中 除了 有 放 轩 样品 管 的 支架 及 驱使 
样品 旋转 的 系统 外 ， 还 装 有 向 样品 发 
射 射频 场 的 发 射线 圈 和 用 于 接收 共振 
傅 号 的 接收 线圈 ， 实际 上 常 采用 单 … 


线圈 分 时 间 先 后 韶 作 射频 的 发 射 和 接 | 


收 之 用 . 对 十 不同 的 核 种 所 施加 的 射 
频 波 可 经 过 波段 选择 及 油 谐 来 实现 
的 。 线 图 中 央 插 入 装 有 试 样 的 样品 
管 ， 样 品 管 外 套 上 转子 ， 在 压缩 空气 
的 又 使 下 使 样品 管 旋转 起 来 ， 以 消除 
垂直 于 样品 管 轴 向 的 平面 内 的 磁场 的 
木 均 名 性 ， 耻 用 以 控制 样品 的 温度 。 


用 于 该 体高 分 辩 谱 的 探头 有 : 单 频 
CHE) ARA (CHOCH A; 有 
PLE CHIP VC YN Re’ F) 的 ; 有 
多 核 CM Ag 到 "P 其 'H) 的 ， 除 了 


: 个 别 共振 频率 概 低 的 核 以 外 几乎 包括 


了 所 有 可 规 测 的 核 。 有 反 向 探头 ， 通 


| 常用 于 间接 检测 ， 主 要 用 于 'H 检测 的 


极 化 转移 实验 和 异 核 相 关 谱 ,利用 它 
可 柄 不 灵 微 核 的 灵敏 度 大 太 提 高 。 有 
二 共振 或 四 共振 探 涉 ， 在 观察 某 核 时 
可 间 时 照射 其 他 2 种 或 3 种 核 以 便 简 
化 图 谱 或 获取 某 些 特种 信息 。 有 专 作 
CIDNP KRAE, AHR ORE 
高 达 50C) ALE SE ESL, 
有 带 有 射频 梯度 线圈 的 探头 ， 可 使 
NMR 信息 的 效率 大 幅度 地 提高 等 。 有 
多 种 微量 探头 ， 用 于 亚 微克 数量 级 的 
分 析 。 有 应 用 于 生物 学 的 高 分 辨 魔 角 
旋转 (MAS) A. AiG THE MAS 
的 腔 体 宽度 不 固 的 探头 。 有 与 MAS 相 
配合 具有 极 化 转移 (CP) 和 高 功率 去 
WAHRE) HRA ARR 
NMR 谱 仪 中 则 具有 宽带 高 功率 探头 及 
变 叉 极 化 探头 等 。 

NMP 请 仪 信号 处 理 与 控制 系统 
signal treatment and control system of 
NMR 利用 键盘 或 光 笔 操作 系统 实现 
ABLE, FNP TRA HAR 
工作 。 由 计算 机 指挥 脉冲 程序 发 生 
器 ,控制 射频 的 发 射 与 信号 的 接收 
等 。 模 数 (A/D) BU (D/A) 转换 
器 用 雇 实现 数字 量 与 模拟 量 之 问 的 相 


| 互 转化 。 经 AD 转化 后 的 时 城 数字 入 


F. 由 计算 机 按 离散 的 快速 埔里 叶 变 
欣 转 化 为 频谱 ， 计 算 机 按 相应 软件 指 
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令 还 对 数字 化 信息 进行 种 种 必要 的 数 
| 梢 有 不 周 ， 在 低能 态 上 的 粒子 数 仅 占 


据 处 旦 。 为 提 况 仪器 的 使 用 效率 ， 常 
BAAR (FG/RG) 系统 ， 前 台 可 
FUERA T E Be MON aE ey Se E, 
而 后 台 旭 可 司 时 对 忆 获 得 的 NMR fa 
EERE. 

NMR 谱 仪 主要 技术 指标 main 
specification of NMR spectrometer 3% 


Rik ok AE AP Ut AR i a ae TE he a SL 
( S100MHz #) WE RRA od 
REE. HR. 90° 射频 脉冲 宽度 ， 


磁场 的 短期 和 长 期 的 稳定 性 以 及 旋转 | 


边 带 。 超 导 脉 冲 搬 里 叶 变 换 核磁 共振 
谱 仪 《=200MHz 者 ) 类 似 于 电磁 铁 
的 谱 仪 。 不 同 探头 播 件 育 大同 指标 ， 
不 同 场 强 的 说 仪 指 标 有 所 不 同 ， 场 强 
越 识 一 般 技术 指标 越 高 。 不 同 公司 的 
产品 的 指标 也 咯 有 不 同 。 

NMR 时 标 NMR time scale NMR 
FE AER ES, PEP RE 
we¥ 数量 级 或 更 小 ,共振 频 率 约 在 
10"Hz 之 内 ， 激 发 态 的 平均 寿命 芍 大 
于 10”s。 因 此 IO ~ 10% fi 
NMR 的 时 标 .。 对 于 抉 于 NMR 时 标的 
事件 ， 用 NMR 来 观测 得 到 的 是 所 有 
这 些 快 事件 过 程 的 和 加 ， 而 对 于 懂 于 
该 时 标的 事件 ， 则 可 观测 到 该 事件 的 
瞬时 行为 。 紫外 可 见 光 的 时 标 在 
10-* 10 "s, 红外 在 10-2 ~ 10-45, 
因此 它们 可 用 于 观测 更 快速 的 事件 ， 
而 NMR 用 以 观测 较 慢 的 事件 。 

NMR 中 的 饱和 现象 saturation in 


NMR ESMIRA F, were | 


自 旋 状 态 去 简 并 ， 出 琉 若 干 分 裂 的 塞 


坚 能 级 ， 粒 子 在 各 能 级 上 的 布 居 数 公 


HS SS SE BREIE 
FAR ERR H ek ds Se BA i 
bB 的 辐射 能 而 被 检测 出 米 ，。 当 体 
系 吸收 了 是 够 强 的 射频 场 8, 的 辐射 
fe. ARREARS AEF RE SRE AS 


i 体系 处 汝 发 态 ， 体 系 继 续 吸收 如 的 
征 NMR 谐 仪 特性 的 技术 主要 参数 ，| 


辐射 能 直至 相 邻 能 级 上 的 粒子 数 相 
等 。 和 根据 爱国 斯 坦 辐 射 理论 ， 能 级 间 
EREDAR Se AS Aa He 
几率 几乎 为 零 ， 高 能 态 不 恒通 过 此 案 
JERR SESS. IAT AE 
RoE. 体系 不 再 星 现 净 吸 收 ， 也 就 
PEMA RHEE. PRR 
人 饱和。 

Nyguist 频率 Nyquist frequency 
见 取样 定理 条 。 

{2nm7 +1) 规律 【2mr+llrmle 当 
-- 个 核 与 磁 量 子 数 为 7 的 儿 个 等 同 的 
BWP nt. Ae ee 4 
(2 +1) 3, 强度 由 耦合 核 的 自 旋 


状态 的 数目 而 定 。 耦 合 核 = 十 时 ， 


RA (n+l) 规则 。 当 7= 1 时 
(HPD 核 )， 被 耦合 核 的 分 裂 数 应 按 
2n+1 计 ， 其 强度 如 下 : n=1 H}, 被 
分 裂 成 强度 1: 1: 1 的 三 重 峰 ; n =2 
时 ， 孝 分 裂 成 强度 为 1: 2: 3: 2; 1 
的 五 重 峰 ; = =3 时 ， 被 分 裂 成 1: 3: 
在: 了 : @: 3: 1 的 七 重 峰 vv s 这 是 
简单 耦合 谱 谱 峰 列 分 及 型 分 峰 的 强度 
的 一 般 的 规律 。 和 参见 (n+1) 规 
则 条 

(a +1) 


{a+ lnie 4—4 
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B n REM = RARE 


时 ， 其 谱 线 被 分 型 成 tn+1) 条 . R 
EE WT Ae HAR Bek, a=) 时 ， 
St A RE Lg 11 的 玻 峰 ; n= 
2A, PRS BoM AR they 1: 2: 1 的 
一 重 峰 ， a3, BPR th AN 
1 3 3; AJE - XP 
合 异 分 峰 的 (rn +1) 规则 。 此 规则 只 


适用 于 1= 广 核 的 简单 十 合 体系 。 


Ogston 模型 ”Ogston model 描述 
带电 大 分 子 通过 高 涌 物 网 络 迁移 行为 
的 `… 种 理论 模型 。 候 设 基 质 由 互相 连 
接 的 无 规则 的 网 络 所 组 成 ， 它 的 空隙 
理 均 孔径 为 上 ,迁移 的 洲 质 就 像 是 一 
TERA R 的 不 变形 粒子 。 因 此 ， 
较 小 的 分 子 迁 移 得 较 快 ， 困 为 对 较 小 
的 分 子 有 更 多 的 孔 陈 可 以 利用 。 该 模 
型 假设 迁移 粒子 是 未 变形 的 球形 粒 
T, HR ochi, HARRE. 

PAR 衍生 化 法 PAR derivatization 
RTH BS TH Sb GES 
不 能 直接 用 光度 检测 器 和 检测。 车 往 分 
离 柱 后 连 绪 地 加 入 显 色 剂 使 这 些 离 子 
生成 带 有 发 色 基 团 的 入 生物 ， 即 河 用 
光度 法 来 检测 。 以 PAR OERA 
AS) 作 显 色 剂 用 于 柱 后 衍生 所 能 检测 
We TR ee. RR. A. BRL 
H. FE. R, TAMA. 

Pauly 反应 Pauly reaction HB 
AMT SERA (AMHA 
RRM BAL) 结 人 台 生 成 橘 黄色 
的 化 合 物 {Pauiy 反应 ) ， 利 用 这 . 特 
性 可 以 检 调 酷 所 酸 。 


PDF W k HH PDF powder 
diffraction file cards ”由 国际 粉末 衍射 
标准 联合 会 (JCPDS) 负责 编辑 出 版 
的 标准 粉末 入射 卡片 。 到 1998 年 为 
止 ， 数 据 库 中 已 经 售 有 11.7 万 张 标准 
BY, ROOK PDF 卡片 列 出 -种 单 相 
物质 (GRR. Oe. KHL 
物 . rH, AIEE REEK iE 
合 物 ) 的 X HRS ETB PE 
厅 片 的 右上 角 标 有 一 个 表示 数据 质量 
HAS, AH: w (eK 
E), C 《根据 品 体 结构 参数 计算 而 得 
的 理论 数据 )，I (衍射 图 已 指标 化 ， 


| 数据 可 靠 )，Q (数据 质量 符合 要 


R). D (PRR BER ER Pe 
ft}. PDF 卡片 是 进行 物 相 鉴定 的 重 
要 依据 。 日 前 已 有 光盘 版 发 行 ， 可 根 
据 实测 的 名曲 X 射线 衍射 图 谱 自 动 进 
行 物 相 检 索 。 

PH 玻璃 电极 pH glass electrode 
对 溶液 中 和 毛 离 子 的 活 度 具有 选择 性 呈 
应 的 玻璃 电极 ,玻璃 电极 由 一 种 特殊 
类 型 的 玻璃 制 上 成 球 泡 状 的 敏感 腊 ， 球 
AREA AER (0.1 mo- L HCl 或 
PHI AU A SUS FAS Bee Hb OP oh 
>. FYB He RW Ag Ag 电 根 。 
由 于 pH ARRA iz Ba Be a 2 Rs 
AB FREE, Aad pH 
Med Ja BRS, SFY LA i ee Pa ae of 
的 活 度 。pH Be ey OR Se Rh oe 
化 剂 、 还 原 剂 及 其 他 活性 物质 的 影 
唾 ， 可 在 浊 性 、 有 色 或 胶体 溶液 中 使 
FR, 少量 的 溶液 即 可 进行 pH 测定 。 
RAW. SERRE 
配合 高 阻抗 电位 计 才 能 使 用 。 


HB P 


PH 电极 ”pH electrode 
HbR., ATHEA pH 值 的 指示 
WR. HmHm FERR, RERE 
HURR T ERRER, HARP Ae 
BE AD BE PE Be m H YP, OE 24 
30 ~ 100mm. 管内 装 有 一 定 pH 值 的 
RIPRESA RA- - 支 银 - 氨 化 
银 电 极 作 内 参 比 电极 。 使 用 前 pH BE 
璃 电 棋 必须 先进 行 活化 (去 离子 水 中 
浸泡 24h 以 1:), MAN SMR 
电极 组 成 电池 ， 并 有 峙 标准 pH 值 缓 冲 
溶液 进行 校正 后 方 可 用 十 待 测 溶液 
pH 值 的 测定 。 


AV FACS RCH) 

Ag-AgCl 

vee E HLI ALR 
PH 缓冲 溶液 ”pH buffer solution 


一 :种 能 播 抗 外 加 少量 强酸 、 强 碱 或 稀 
CHUM, WAS pH 值 不 发 生 显著 
变化 的 溶液 。 它 是 分 析 化 学 中 最 重 
要 、 应 用 最 广 证 的 一 类 缓冲 次 液 ， 通 
HR AEE (i0 HAc-Ac ， 
NH, -NH, 等 ) RS TMH SR 
对 {如 Na,CO,-NaHCO,, NaH,PO,- 
Na, HPO, 等 ) 组 成 。 

pH 梯度 动态 分 元 “dmamic separa- 
tion of the pH gradient 在 毛细 管区 带 


电泳 装置 中 ， 控 制 由 电极 池 进 入 毛细 |】 WER. 


BPH H'A CNR, TEEM 
管 中 产 生 pH 梯度 。 采 用 pH MEA 


亦 称 pH 玻 : 


法 ， 有 可 能 将 那些 在 一 种 pH (A TE 
于 分 离 的 复杂 样品 得 到 党 全 和 快 
pH ASR pH gradient elution 
在 液 相 色谱 分 高 这 程 中 改变 流动 相 
PHUL 值 ,使 分 离 得 以 改善 的 色谱 分 离 
操作 技术 。 
pl hk pL buffer solution Bf 
配 体 缓 冲 溶液 (I. 指 配 体 )。 此 概念 
首先 由 Tanaka 担 出 ， 由 天 量 金属 离子 
M ( 抗 路 易 斯 碱 成 分 ) 和 其 配合 物 
ML【 抗 路 易 斯 酸 成 分 ) 组 成 的 党 液 . 
由 于 存在 平衡 { 省略 电荷 ) 
M + L=M. 


天 =- 上 ML 
[M] [L] 
RFA Pn A EAR WESER 
中 工 络 合 时 ，ML 立即 解 离 ， 平 衡 向 
左 移动 ; 或 当 向 深 渡 中 加 入 少量 路 易 
SORE. FARE ODO REL BA BES} M 立 
即 与 其 络 合 ， 从 而 使 溶液 pL 值 都 不 
SREB iL, ALS He 
反应 , 实际 工作 中 下 考虑 pL BE ob 
液 适宜 的 pH 范围 。 

PM 缓冲 溶液 pM buffer solution 
Ble See OM 金属 商 子 ) 。 
SHRP AA BACAR LSE 
成 分 》 与 大 量 的 配合 物 ML《 抗 路 易 
iM) 组 成 L-ML ee ee 
车 向 溶液 中 吉 人 少量 路 易 斯 区、 减 ， 
本 以 维持 溶液 中 的 M 浓度 不 变 ， 其 原 
理 与 pL 缓冲 溶液 相同 。 参 见 pL Bah 


PX py value 分 析 化 学 中 常 调 
到 数值 很 小 的 数字 互 ， 如 某 离 子 的 平 


OR 919 


WWE, RPC) 的 酸 ( 碱 ) 性 常数 
等 ,为 方便 使 用 .常用 pX 来 表示 这 些 


的 相位 与 其 他 两 种 较 宽 脉冲 的 相位 相 


数值 ,其 定名 为 pxX= — igh, BMH Y E 
负 对 数 , Gl LA | = 2.0 x 
10 mol - 1.7! YH pH =3.70; 某 柄 的 
酸性 常数 尺 =6.0x10-", 汕 pK, = 
9. 22。 其 他 类 同 . 

CRF Q-factor ESR 波谱 移 的 徽 
该 谐振 腔 集中 微波 功率 的 效率 取决 于 
EARN OTA {也 呵 腔 的 品质 因数 )。 
O HFR A 


ETTER 
每 周期 损耗 的 能 量 


=w 及 内 依存 的 能 县 
ARNOT 


Q =27 


WR Rit R A gE h A | od BL BE, 
则 上 式 的 0 RA RO". 用 
O 来 表示 ; 如 果 上 式 分 母 包括 了 腔 体 
ALA SBIR ST TL St ale Sb FE 
RH SHE, MEERA“ ARO 
fA”. PRB AY O, 可 达 10000 Æ 
A. MBAR EN, 8 值 会 降低 一 
#5, HARA o (RR, BINA 
REEERE. 

Redfield 法 Redfield method 一 种 
选择 性 激发 的 方法 。 有 Redfield 零点 
法 和 Redfield 21412 脉冲 。 当 信和 号 峰 
位 于 洲 剂 峰 的 一 俩 时 ， 它 们 可 以 把 溶 


剂 峰 置 于 零 激发 区 域 ， 以 抑制 溶剂 | 


#. Redfield 零点 法 是 在 采集 FD 信 
号 时 施加 -… 个 强度 为 B, 长 度 为 7 的 


弱 射 频 脉冲 ， 在 与 发 射频 率 之 差 为 上 


处 藩 在 洲 剂 峰 上 。Redfield 21412 脉冲 
是 由 脉冲 宽度 比 为 2 1: 4: ots 2， 
总 长 度 为 7 的 脉 部 序列 。 其 中 罕 脉 冲 


反 。 在 与 发 射频 率 之 差 为 一 处 落 在 党 


剂 峰 ， 因 不 能 激发 而 被 消除 。 为 了 精 
He HO TPS RRA ARE, AA Ak oh RE RE a ay 
变 , 但 它们 的 比值 不 能 变 。Redfield 
21412 pkr AD BCE XS BEBE E 
Rh, HEE. 

Reitveid #8 IE Reitveld refinement 
AF AST SHS, w 
定 品 体 结 构 的 方法 。 全 详 拟 合 就 是 按 
一 定 的 理论 和 晶体 结构 模型 计算 研究 
对 象 的 粉 未 衍射 谱 图 ,将 计算 而 得 的 
谱 图 与 研究 对 象 的 实测 粉末 衍射 谱 图 
相 比 较 后 ， 修 改 计算 模型 中 的 某 些 晶 
体 结构 参数 ， 合 计算 谱 与 实测 谱 尽 可 
能 地 接近 ,重复 执行 这 一 系 鹿 的 操 
作 ， 坦 到 计算 谱 和 实测 谱 的 吻合 程度 
令 人 满意 时 为 止 ， 计 算 谱 图 时 所 用 的 
最 终 唱 体 结构 模型 即 可 认为 是 研究 对 
象 的 实际 结构 。 

RNA 病毒 RNA vims 具有 RNA 
基因 组 的 病毒 ， 有 4 种 类 型 : (1) 以 
TEM RNA 为 基因 组 者 ; (2) 以 负 链 
RNA 为 基因 组 者 ; (3) CORSE RNA 
为 基因 组 者 ; (4) 道 转录 病毒 ， 其 
RNA 作为 RNA 依赖 性 的 DNA ROR 
的 模板 。 

ANA BBE RNA splicing 从 原始 
RNA 转录 物 中 切除 某 些 序列 连接 起 来 
LAS FE RA AY mRNA, tRNA 和 
rRNA 的 过 程 。 剪接 作用 发 生 在 细胞 
核 、 线 粒 体 或 叶绿体 中 。 在 高 级 真 核 
EPF, mRNA PRR ASMA AP 
的 切除 和 外 显 子 的 拼接 等 步 台 。 剪 接 


TE RE TEA. PA ob Tf E 
RNA 的 参与 及 前 接 前 的 … 些 加 
THR. 

RNA Gee RNA polymerase 能 
以 DNA Wun, eh 4 PPT 
Bm (NTP) 底 物 合成 RNA 链 的 酶 
TER. RNA BOM S HT 
HAM, ARS MEAL ARASH, 
SAB. Bom. wo, Ro 亚 基 之 
外 的 部 分 (B B. om. w) RAK 
LB BOL BRA IS BD BOA EL PE. 
B' 亚 基 的 功能 是 人 负责 与 DNA 结合 , B 
亚 基 负责 RNA 链 的 合成 ，a Wie 
识别 启动 子 和 起 始 转录 ， o Mw E 
基 的 具 性 功能 尚 不 太 清 楚 。 除 o 亚 基 
外 ， 其 他 亚 基 的 基因 均 已 被 克隆 。 这 
些 基 因 光 存在 于 3 个 操纵 子 中 ， 这 些 
操纵 子 中 还 含有 别 的 一 些 基 因 。 例 
Wm, o 操 维 子 中 含有 复制 所 需 的 DNA 
S| DRA, cH RAT Pe AH 
不 机 会 均等 地 转录 。 在 真 核 细胞 中 ， 
RNA 聚合 酶 有 3 Ph, spain RNA 
REMI. i i. RNA 聚合 酶 1 定位 于 
BE. Eikit RAR E rRNA, H 
RNA 聚合 酶 总 活性 的 50% ~ 70% 。 
RNA RAMI FRR, 负责 转录 
hnRNA, GRAAG RNA 活性 的 
20% ~ 40%, RNA RAEI FE 
HK, ARAMA LAS RNA 和 1R- 
NA, 4 RNA 聚合 酶 总 活性 的 10%, 
RNA 奈 合 酶 亚 仙 化 转录 的 终 产 物 是 
mRNA， 故 其 为 与 遗传 调节 直接 相关 
的 醇 ， 其 功能 最 为 重要 和 最 受 重 视 。 
这 3 种 酶 可 用 不 同 的 转录 抑制 剂 加 以 
区 分 。 


Rue R absorption band 由 德 
X Radikal 基 财 往 名 ， 指 由 nm BR 
迁 引 起 的 吸收 带 ， 相 当 二 在 一 端的 生 
色 基 团 (如 C=0 ， 一 NO:， 

NEN , 一 O 等) BREE 
引起 的 吸收 ， 与 4- 对 应 的 摩尔 吸光 
系数 es。 通常 <100， 是 弱 吸 收 带 。 

中心 格子 OR lattice 在 三 方 晶 系 中 
可 能 出 现 的 晶体 点 阵 。 可 到 划分 为 
a=b=e, a=B=y#90° < 120° HR 
(RRA (OHS Ae eR 
半 行 ) ， 也 可 以 划分 为 ea = bse, a= 
B=90", y= 120° 的 六 方 复 晶 胞 (三 
重 轴 与 c 轴 平 行 )。 六 方 复 晶 胞 中 会 
有 三 个 点 阵 点 ， 除 了 8 个 顶 角 上 的 点 
阵 点 之 外 ， 蝇 胞 中 (2/3, 1/3，13) 
和 (1/3, 2, 2/3) 处 还 有 两 个 附 
加 的 点 阵 点 。 

Scatcheard H Scatcheard plot 求 
算 用 紫外 -可 见 吸 收 光谱 法 测定 体系 的 
结合 常数 的 重要 方法 之 一 。 EEH S 
RCA LIBR: 1 配合 物 的 体系 中 ， 
所 测 体 系 的 吸光 度 A = ssbS, + Ag, 6 
[SL], Rt, b MIR; S, 为 底 物 S 
的 总 浓度 ; ss 是 底 物 S 的 麻 尔 吸光 系 
数 ; Aen =e -es EL au 是 1: 1 
ACA HR RICA, a BAR L 
的 摩尔 吸光 系数 。 吸 光度 变化 AA = 
A-A =K de, bES][L], 其 中 ， A, 
2h ROAR IN BURGE; 总 :为 1: 1 
配合 物 的 结合 常数 。 单 位 光 程 豚 光度 


by ae te SAS ok ae ME AR A HE ROW 


-K, 4 + SK Aso 以 


AA _ 
BL] 


S 92] 


A4A[L]-44 作 图 ， 由 曲线 射 率 可 求 得 


结合 常数 天, ， 


Schlieren 光学 检测 器 Schlieren . 


optical detector ” 当 平 行 光 通 过 -个 有 折 
射 率 梯度 的 深 渡 时 ， 产 生 折 射 ， 折射 角 
E SRS BE AT ae BEA IE 
比 , PEN Schlieren 效应 ,在 沉降 分 离 
Fit, B Schlieren 效应 浏 量 折 射 率 梯度 ， 
从 而 测定 不 间 位 置物 质 浓度 梯度 ， 制 成 
Schlieren 光学 检测 器 。 址 离心 沉降 法 中 ， 


可 用 该 检测 器 测定 被 分 离 物质 的 径 向 分 ;| 


布 ， 从 而 获得 分 子 蜡 的 从 向 分 布 的 信息 
通过 比较 复杂 的 光学 检测 与 数据 姓 理 系 
统 亲 以 得 到 折射 率 与 物质 在 池 中 位 置 的 
函数 关系 。 此 靶 测定 的 是 浓度 的 梯度 ， 
TORE 


tion F/B] 2 A RR 5) Be AE A o 
WM HF — Ab 45 Eh 9 BS BE ZT, 
过 醛 糖 呈 很 浅 的 颜色 ,根据 这 一 特性 
BY UAB oy Ba BE HB. 

Shoolery 经 验 式  Shoolery empiri- 
cal formula 
化 学 位 移 的 近似 估算 法 。 化 学 位 移 
6(CH,%;CH,XY;CHXYZ) = 0.23 + 
„Šabo ASE HAY Ft te 
CH,X.CH, XY. CHXYZ 中 的 取代 基 
XYZ RRR 站 的 经 验 值 已 列 
成 表 可 查 用 .， 如 日 一 为 0.17,CH, 一 
4 0.47 ,—CH, RR WEBS AME 
Al) A 0.67,C = C 六 1.32, ae 
1. 85,—Br 4 2.33, 一 DR $ 2.36,— 
OH W 2. 56,—F 33. 60 46, 

Shpol skii 效应 ”Shpol ' skii effect 
在 低温 下 〈 <77K) 正 烷 烃 湾 液 形成 


-ARREA HNMR | 


HAREP, SPR RIES 
FEW BIS. E IESE BE ae tk a 
程 中 ,溶质 分 子 取 代 了 少数 溶剂 分 子 
而 省 据 着 特定 的 晶体 存 置 ， 有 严格 的 
到 向 、 其 行为 如 隔 阳 离 的 分 子 。 只 是 
ES) ARTE BHATE A P R MRR A R 
#25, RAA NDE., Eai 
So MER FREED, 148 
的 光谱 半 峰 宽 约 为 10cm | 的 准 线性 
光谱 。Shpol” ski 效应 的 成 立 条 件 是 
溶质 和 溶剂 分 子 的 大 小 、 键 角 
相 匹 配 。 

SILAA Sl prefix 用 于 构成 红 单 
位 的 十 进入 数 与 十 进 分 数 单位 的 词 
头 。 目 前 共有 20 Piel Rea 10-* Bi] 


| 102 的 倍数 。SJ 词 头 见 附录 JV 。 
Seliwanoff 反应 Seliwanoff reac- i 


由 ST dali hn ST AHR SE A ety 
THAR S THAR Mh, SI 
PB SRG, RB mum. 
而 应 代 之 用 nm。 

Sl 单位 SI unit SEMEEI 
按 -一 鞭 单 位 制 康 则 导出 的 红 导出 单 
位 组 成 的 单位 。 它 与 国际 单位 制 单位 
是 有 区 别 的 ,国际 单位 制 单位 还 包括 
了 十 进 避 倍数 和 分 数 单 位 。 

Southgate 改良 法 modified South- 
gate method ”一 种 测定 膳食 纤维 的 方 
法 。 样品 用 58% 的 甲醇 回流 提取 ， 
残渣 加 水 加 热 ， 加 人 淀粉 水 解 酶 水 解 
后 ,再 加 入 4 信 重 的 乙醇 ， 离心 分 离 
AS BOAR EET aE, A eT AE RPK 
KR. RRMA Ze, tE 


| 其 浓度 达 80%， 离 心 分 离 得 水 溶性 


非 消化 性 多 糖 (水 溶性 膳食 纤维 ， 
ERA KERB) ME, 离心 分 
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离 , 用 0 Smo - LO 硫酸 回流 2. Sh, 
BMS oO. OU. BERR it. t 
算出 水 浪 性 腾 食 纤维 的 会 量 。 将 热 水 


抽 提 后 的 残 清 用 0. Smol - 工 -硫酸 回 | 
流 2.5h， 7K AR KOR PRESET HE ES | 


H 【主要 为 半 奸 维 索 ) ， 冷 却 后 加 人 
BERZA, ih LN a Eik 50%, 
离心 分 离 ， 测 定 上 清 液 中 己 糖 、 戊 
Hi. ERSE, AHKERA 
SHER SRS. HRL- PAL 
S E RIRA 72% AR, TEO ~ 
ACHE Mh, Ee HE UK RE. 在 冰 
7KIS Pa RE a FH Ane, 
WEAR. Re. HERKES 
BR, HAAR. RA 
HRE CE A AR) 用 乙醇 洗 
Me. AT. OC FRA. wE, In 
除 灰 分 后 得 到 木质 素 的 量 。 最 后 按 下 
式 计算 膳食 纤维 百 分 合 量 : 

SAHARA = 水 溶性 非 消 化 
性 名 糖 百 分 含量 + 水 不 溶性 非 纤 维 素 
SMADSH + FH at 木 
GRADS 

Of Le PERM eRe 


酸 法 . 昔 黑 酚 比 色 法 ORR | 


Me HEPA ASAE, 
SMA OS ft = 已 糖 百 分 含量 x 
0.9+ 成 糖 百 分 舍 量 x0. 88 + ES 
BAH x 0. 81 

分布 tdistribution XEZER 
分 布 。 是 有 限 次 测量 数据 的 一 种 概率 
分 布 形式 。1908 年 由 英国 统计 学 家 
W.S. Gosset 所 出， 用 来 描述 统计 量 


:= 大 的 概率 分 布 。: 分 布 的 概率 密 


| 
r 


| 


| 


HERE 


(-m <t<mwm) 


， 该 分 布 关于 +=0 对 称 ， 在 :=0 概率 


密度 达到 极 大 , 在 := + M42) 
处 有 拐点 ， 当 产 *o ,+ 分布 趋向 于 标 
谁 正 态 分 布 。 在 实际 使 用 中 ， 当 


| />30， 可 用 正 态 分 布 来 近似 分布 。 


在 分 析 测 试 中 ， 常 用 分布 来 检验 系 

【检验 t-criterion; t-test 用 服从 : 
分 布 的 统计 量 检验 正 态 总 体 平均 慎 。 
EARTHS Aa RA, aD Ag 
来 检验 涡 定 平均 值 与 给 定 值 是 将 相符 
合 、 两 个 平均 值 之 间 是 否 有 显著 性 差 
异 、 成 对 测定 平均 值 的 一 致 性 ， 估 计 
总 体 平 均值 的 置信 和 区间， 检查 回归 曲 
线 的 变动 等 。 

T2 K T-2 iin HARI 
Ries: -, ZARR AEH 
产物 ,化 学 名 为 要 .15- 二 乙酰 氧 基 - 
8a-(3-P Æ J AE ) -12 ,13- 环 氧 单 
WAU- 燃 -a M, T-2 毒素 的 中 毒 现 
Z. LER. Rit, BSR Se 
出 血 和 再 细胞 缺少 为 特征 。 中 毒 现 象 
BREFRARR. HA, BEE 
Pi T-2 毒素 的 检测 方法 有 薄 层 色谱 
È HPLC, MERHAR RE 
亲 和 杜 -荧光 法 、 免 疫 亲 和 柱 -HPLC 
法 等 。 

Tobey-Simon ast Tobeyr-Si- 
— HRS HS 


mon empirical formula 
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SU H-NMR 化 学 位 移 的 近似 估算 法 。 
omc } 25.25 + Zing + Zein + 


6 ¢ 

H- Kg 
Zaa Re OO Ree 
同 碳 位 置 、 顺 式 和 反 式 位 置 的 取代 基 
团 RB 的 取代 党 应 分 别 为 PA 
Zare 省 种 取代 基 有 的 经 验 参 数 有 表 吕 
E, WHH, SAAS. 烷 基 依次 
470.45, - 0.22, — 0.28; Cl 4 
108, 0.185, 0.13; HA 1.38, 
0.36, ~0.07; F A 1.54, -0.40, 
-1.02 等 . 

Tougaard 深度 剖析 法 Tougaard 
depth profile analysis method 1983 年 
Tougaard 提出 的 一 个 全 新 的 、 快 速 的 
利用 X 射线 光电 子 能 谱 (XPS) 技术 
进行 非 破坏 性 深度 部 酉 的 方法 。 在 国 
PHE HEKERETARI 
Bb Ge PFE AA PT BS AERE 
RAR, RATRE AIE, M 
变 的 程度 取决 于 电子 在 逃逸 过 程 中 的 
外 离 。 利 用 这 种 现象 ， 可 避 通 过 模 珊 
计算 的 方法 ， 内 谱 峰 的 峰 形 变化 中 把 
元 素 深 度 分 布 的 信息 提取 出 来 。 这 种 
FEHR th [ll HE AF HEF OAR OK LF RE 
HAES) 中 。 

Trouton 规则 
Æ, Troun 提出 -个 经 验 规 律 ， 正 
TERR RARR AH a GEER 
MAT, (IRH A 101. 325kPa BY AS 
点 ) 的 比值 近似 为 一 个 常数 ， 即 
各 可 kt = 常数 =92] - Ko! 
AIRE SR are 

AG = AH — TAS ng, =O 


Frouton rule 


- mol `! 


|, soar | 


| Ko! 


| 于 是 Trouton 规则 为 


ASag = AHay/T, = 常数 
下 表 中 出 出 了 一 些 物质 在 p=1.33x 
10°Pa 时 的 沸点 与 AS,» {EL 


.物质 | .ebp hehe 
Ty K 79 97 235 307 Hl 
MR: 

Em PES 95 112 110 1106 
$ Æ CC, Æ SoC, Hg Cd Zn 
TAK |347 351 385 627 935 1188 


- AL 114 143.1 112 123 135.5 
i 


， 可 见 Trouton 规则 仅 是 一 个 近似 的 规 


则 。Trowton 规则 可 用 于 从 已 知 部 点 
PR AAAS, ME ERR 
需 最 少 热 量 。 EO EEA FEH F 
如 含有 和 气 键 的 液体 ， 舍 算 的 误差 比较 
Ke 如 乙酸 的 ASat 为 57.7J， 
= mol`}, 

TTC $  triphenyt tatrazolium chlo- 
ride method JE 3556) 2) 40 a 
把 无 色 的 TTC BUR ee Re 
验 牛 乳 中 的 抗菌 束 的 一 种 方法 。 试 验 
方法 是 ; 在 被 检验 的 牛奶 中 加 人 试验 
AA TTC( 2,3,5-R = RGR), 
RRMA, WRAP RAR 
A RATE, RRR 


| 育 ，TTC 不 能 还 原 ， 试 验 液 为 无 色 状 
1884 | 


a; 与 此 相反 ,如 无 这 些 物质 存在 ， 
试验 菌 繁殖 ，TIC RAR, HEWA 
TRAE. RT Oe 


| 判定 是 否 有 抗菌 素 存在 。 


X 射线 X-ray 波长 (ipm- 
20nm) AF y 射线 和 兹 外 线 之 间 的 
电磁 波 ， 是 1895 SESE CW. C 
Rinigen) SRM, RE ER 
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2%. HH BE EAT R r 
金属 而 产生 ， 这 样 产生 的 X 射线 包 
会 两 种 成 分 : 


诗 而 产生 的 ， 具有 特定 波长 的 特 
征 谱 线 , 

X Sik FHR X-ray interferometry 
利用 X 射线 相继 遂 这 多 块 布 拉 格 衍 


射 蝇 体 后 产生 的 十 涉 惑 象 来 研究 最 体 ， 
EAN RERI EAS AD | 


度 测 试 技 术 。 可 用 来 观察 晶体 缺陷 所 


引起 的 微小 点 阵 参 量 失 配 〔 精 确 度 | 


达到 Ad/d=10°°), ARR SREP RR 
小 角 偏 称 (精度 达到 10 IME), 
确 测定 位 错 的 伯 恪 斯 矢量 。 在 晶体 学 
基本 矢量 测量 方面 ， 用 来 精确 测定 X 
射线 折射 率 、 唱 臣 参 数 等 基本 参量 . 
在 计 基 学 方面 ， 可 与 光学 干涉 仪 配合 
用 作 X 射线 波长 的 精确 调 定 ， 以 及 
利用 唱 伴 材料 测定 阿 优 加 德 风 党 
数 等 。 

XR A X-ray film 记录 
X 射线 实验 结果 的 专用 感光 腔 片 . 与 
普通 的 感光 腔 片 相 比 ， 专 用 的 区 射 


线 感 光 胺 片 的 乳胶 颗粒 较 粗 、 有 时 是 | 


WET BY A SEX 射线 的 
BARKE., HA, Mee ek 
(IP), CCD (HATS HE) 等 电 
FRAME Ri, BERS 
外 ,已 经 很 少 使 用 感光 胺 片 记录 处 


射线 实验 结果 。 
X EER target element in X- 
ray source ”构成 X 射 线 管 阳极 面向 


阴极 一 面 的 金属 元 素 。 由 于 X 射线 


(1) 因 人 金属 使 电子 减 | 
BMP Aan. RRR SNE | 
i; (2) TAS AS OS FER j 


ALEC ey A ER FA fe PE 
而 而 获得 的 ， 所 以 X 射线 管 发 射 的 
特征 X 射 线 就 是 拓 材 元 案 的 特征 X 
射线 此外， 因 殿 给 义 射线 管 的 功 
SEARS MAE RRMA 
E, APLAR RABAH PR AF aR 
熔点 较 高 的 金属 , 

X REEF RE X-ray photoe- 
leciron spectroscopy; XPS 是 一 种 最 
常用 的 表面 分 析 技 术 ， 别 名 为 化 学 
分 析 用 电子 能 谱 (electron spectros- 
copy for chemical analysis; ESCA) 。 
4 -RRA RBA X 射线 与 
原子 发 生 相 互 作 用 时 ， 光 子 的 能 量 
可 以 把 原子 轨道 上 的 电子 激发 出 
来 。 通过 测量 激发 出 来 的 光电 子 动 
能 以 及 光电 子 的 信号 强度 随 能 量 的 
分 布 就 可 以 蓝 得 和 射线 光电 子 能 
谱 图 。 样 产 表 面 发 射 的 光电 子 能 量 
仅 取 决 于 原子 的 电离 轨道 ， 因 此 可 
以 用 来 对 样品 进行 定性 分 析 。 其 特 
点 是 可 以 一 次 分 析 除 拨 和 气 以 让 的 
AWK, 是 -种 非常 方便 的 定性 
分 析 方 法 。 辣 时 光电 子 信 号 的 强度 
与 元 率 的 合 量 有 线性 关系 ， 可 以 用 
来 效 取 样品 表面 元 索 化 学 成 分 的 信 
S. AH XPS 的 化 学 位 称 可 以 获得 
元 素 化 学 俐 态 以 及 分 子 结构 等 方面 
的 信息 。XPS 是 -- 种 表面 分 析 方 
法 ， 其 采样 深度 在 1 ~ 3nm 之 间 。 
结合 离子 束 技 术 ， 还 可 以 对 样品 进 
行 深度 分 析 。 最 新 的 XPS 谱 仪 具有 


| 很 高 的 空间 分 辨 率 CO 3pm), 


可 以 进行 元 素 和 化 学 价 态 的 面 分 布 
分 析 。 
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X#E X-ray source 进行 
入 射线 实验 的 仪器 中 ,产生 原始 六 
射线 的 设备 ，- 般 由 高 奈 发 生 器 、 
X 射线 管 和 控制 系统 所 组 成 ， 革 射 
线 管 双 可 分 为 封闭 式 的 和 可 拆 印 式 
的 。 一般 封闭 式 久 射线 管 的 功率 可 
IER) Ikw, maipri A hE te H t X 
HERE KD Eik Pj 00kW, RIR 
的 X ATER OLME Te] a T 
60kW 旋转 阳极 X 射线 光源 相 比 ， 
同步 辐射 光源 的 亮度 要 高 3 -6 个 
数量 级 。 

X SES MARA X-ray ex- 
cited Auger electron 7 X 9} 28 98 8 
FP, BP RUBE F Ay RRR 
POA JGR Pm eas AF ER 
RARE, apr see 
MRE. CRRA, $ 


外 层 轨道 的 电子 向 内 层 轨道 的 正 空 | 


穴 填 充 ， 在 此 过 程 中 必然 伴随 着 能 
量 的 释放 ， 从 而 使 另 一 外 层 电子 发 


生 电离 ， 此 电子 就 是 俄 歌 电子 。 激 | 


发 出 的 俄 软 电子 的 能 量 与 激发 所 采 
用 的 革 射 线 的 能 量 无 关 ， 仅 与 激发 
过 程 中 的 原 于 轨道 的 能 量 有 关 。XX 
射线 激发 俄 敬 电子 与 普通 的 电子 束 
BRAM Tit, AA E 
更 高 ， 信 背 比 也 较 高 ， 但 信号 强度 
AUST AR SH. TE XPS (X 射线 光电 子 
能 谱 } 分 析 中 经 常 视 俄 歌 电子 峰 为 
干 拢 ， 与 光电 子 相 比 Map 
和 包 舍 有 更 老 的 化 学 信息 。 

X 射线 计算 机 体 层 摄影 术 
puter tomography; CT M X pee at 
从 多 个 方向 沿 身体 某 一 选 定 断 层面 


com- 


| 进行 照相 ， 调 定 透 过 的 X HAM, 


数字 化 后 ， 经 过 计算 得 出 该 层 层面 
组 织 各 个 单位 体积 的 吸收 系数 ， 然 
BEAR PRA, MOY X A 
线 断 层 扫 描 。CT 装置 主要 包括 三 
Pika: C1) 扫描 装置 OX At 


| 线 管 和 测量 X 射线 透射 强度 的 探 


测 器 所 组 成 ; (2) 计算机， 收集 
和 存 迪 扫描 装置 测 得 的 原始 数据 ， 


| 对 原始 数据 进行 处 理 后 重组 图 像 ; 


(3) 图 像 显 示 装 置 。CT 的 结果 影 
像 清 晰 、 直 观 ， 能 对 全 身 各 个 解剖 
部 位 进行 检查 。CT 在 基础 医学 研 
究 和 临床 上 有 广泛 的 上 应用， 

X REM X-ray spectrome- 
tric analysis «LAR X 射线 辐 照 样 
品 ， 可 以 从 样品 原子 最 内 层 轨道 激发 
HEF. 出 此 形成 的 缺少 内 导电 子 的 
激发 态 离子 极 不 稳定 。 其 外 屋 电子 迅 
EM ARS, ate at He 
景 的 次 级 天 射线。 以 上 的 退 激 发 过 
程 持续 进行 可 得 到 和 不同 线 系 的 X 射 
钱 。 电 子 从 不 局 外 层 向 区 层 紧 迁 时 
所 发 射出 的 XX 射线 称 为 KK 系 X 射 线 ， 
其 中 K., Ky. K SER ape FE 
FHLB. MBN BAK BAR 
De. A, LAX 射线 产生 二 电 
TARAH RH LEHRER 
等 。 对 于 轻 元 素 ， 只 能 产生 关系 
射线 ; 对 于 重 元 素 则 除了 开 系 、L 系 
和 射线 外 ,还 可 能 产生 其 他 X 射线 
措 系 ， 但 出 射 的 区 射线 的 强度 很 能 。 
不 同 的 区 线 系 的 能 量 不 同 ， 可 通过 
能 基色 散 的 方式 获得 和 射线 强度 随 
能 量 (以 keV 为 单位 ) 变化 的 能 量 
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诺 图 。 在 能 谱 图 上 叮 以 给 出 各 种 能 量 | 


的 特征 K AY Se Se BE Be Be Bae fie E, 
它 可 以 作为 元 素 定 最 和 定性 分 析 
的 依据 。 

X 射线 摄影 术 -ray radiography 


利用 人 体 中 名 种 器 官 、 组 织 对 X 射 


线 的 吸收 能 力 不 同 ， 使 通过 人 体 受 检 
部 位 的 X 射线 在 胶片 上 成 像 ， 显影 
后 ， 进 行 诊断 的 技术 。 此 法 的 优点 是 
成 像 清晰 ,可 作为 永久 性 记录 ， 缺点 
是 工作 繁琐 ， 不 能 观察 脏 风 的 功能 动 
To 射线 摄影 术 是 应 用 最 广泛 的 医 
用 外 射线 检查 方法 。 

X NAMM A fluoroscopy 利用 
ARP RMR AS XK Bee ay 
吸收 能 力 不 同 ， 使 通过 人 体 受 检 部 位 
的 半 射 线 在 荧光 有 屏 上 形成 明暗 不 同 
的 影像 ， 进 行 诊断 的 技术 。 此 法 其 有 
WERIT. HEM, BATH 
态 观 察 和 多 轴 位 观察 等 特点 ,缺点 是 
PRR KR, PROM, Be 


微小 病变 等 。 此 法 主要 用 于 胸部 、 中 | 


部 、 四 肢 等 部 位 的 检查 。 

X MERA 【分 析 ) 法 X-ray ab- 
sorption methods ”记录 和 分析 X 射线 
极 收 光谱 以 测定 物质 北 学 成 分 的 分 析 
方法 。 按 照 所 依据 的 吸收 原理 和 所 用 
光源 的 差异 可 以 分 为 (1) RX 
射线 吸收 分 析 法 ; (2) 单 色 X 射线 
吸收 分 析 法 ; (3) X SAR OR Uy RE 
RA. X 射线 吸收 分 析 法 适用 于 分 析 
各 种 状态 气态、 液态 或 固态) 的 
i. BX 射线 的 衰减 只 取决 于 样 
品 中 元 素 的 种 类 及 其 依 量 ， 所 以 元 索 
在 样品 中 存在 的 状态 不 影响 分 析 结 


Ay 与 X HA RIC PKA, E 
Wea BT DAE RR Ve eh BEAR P 
Hi fth nc Be AITE Ce et FF A Ee Y 
影响 小 。 

X 射线 吸收 近 限 结构 X-ray ab- 
sorption near edge structure; XANES 


TEMG WC BS A BE, Me BR) ke 24 


| 30~40eV 的 能 量 范围 内 ， 多 原子 气 


体 或 凝聚 态 物 质 的 射线 吸收 系 
RG A Bt X 光子 能 量 的 增 大 而 起 
优 据 荡 的 精细 结构 。XANES 涉及 


| WOR PRES, RARE 
| MOREA, SHARON RSS He 


用 ， 不 能 简单 地 用 傅 里 叶 变 换 进 行 
结构 分 析 ， 需 要 根据 各 种 可 能 的 结 
构 模 型 进行 儿 重 散射 理论 计算 ， 然 
后 与 实验 结果 比较 。XANES 省 有 
ZWE T HE K Ja R JL r E A 
OLE EAT Fob 
BARTER., HAM, £ 
可 能 得 到 周围 原子 的 排列 层次 和 键 
角 等 配 位 开 何 结构 等 信息 。 

X 射线 吸收 限 X-ray absorption 
edge ”物质 的 质量 吸收 系数 随 人 射 
X 射线 波长 改变 而 变化 的 曲线 上 的 
突变 点 。 在 一 般 情形 下 ， 物 质 的 质 
量 吸 收 系数 是 随 人 射 和 射线 波长 
的 增加 而 增加 的 , 但 消 波 长 增加 到 
超过 某 些 临 价值 时 ， 质 量 吸 收 系数 
EAR Y RET RE. KE 
变 点 的 出 现 是 因为 随 着 波长 的 增 
tn, X 射 线 兴 子 的 能 量 下 降 ， 当 下 
降 到 不足 以 逐 出 吸收 体 中 某 一 元 素 
某 一 能 级 的 内 民 电 子 时 ， 就 会 引起 
质量 吸收 系数 的 突然 下 降 ， 而 这 一 
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临界 X ERRE E HE BR OA E 
元 索 该 能 级 的 X HARA, 
元 素 都 有 对 应 于 各 能 级 的 吸收 店 ， 
RRE 了 核 的 能 级 ， 其 吸收 根 的 
波长 越 短 ， 对 同一 能 级 而 言 ， 暴 收 
限 的 该 长 随 原子 序数 的 增加 而 
变 短 。 

X 射线 最 收 限 光谱 法 X-ray ab- 
sorption edge spectrometry XERE 
X 射线 吸收 法 《dfferential X-ray ab- 
sorptiometry ) , 是 根据 和 射线 吸收 
汝 进行 成 分 分 析 的 和 射线 吸收 分 
析 法 ， 由 十 各 种 元 素 的 X 射 线 吸收 
系数 随 波 长 的 改变 并 非 是 平滑 的 ， 
APSE BBP AE 
吸收 光谱 中 ， 就 可 以 观察 到 透射 束 
SR AE ABE TE. OR BRAD ie OR 
长 ) 可 以 作为 定性 分 析 的 依据 ， 而 
吸收 功 变 的 大 小 则 可 以 作为 定量 分 


析 的 依据 。 
X 射线 小 角 散 射 small angle X-ray 
scattering; SAXS 发 生 在 直射 花束 附 


近 几 度 范围 内 的 -- 种 相干 散射 现象 。 
小 前 散射 是 对 应 于 尺寸 为 1 - 100nm 
HAA TRE MRR SA 
散射 ,由 于 这 样 线 度 的 颗粒 不 存在 大 
范围 内 的 周期 结构 ， 因 此 不 产生 布 拉 
RN. HAM TR 
度 , AR HEAT RU Ah TEER 
还 可 得 到 形变 与 再 结晶 过 程 的 动态 信 
龟 。 其 应 用 非常 广 证 ， 在 金属 与 合金 
中 常用 于 测定 平衡 固 湾 体 中 原子 仿 
$. SRA Pie TRS 
大 小 ， 以 及 与 他 相 的 取向 关系。 在 化 : 
学 方面 可 测定 载体 催化 痢 的 比 表 耐 ， 


研究 高 聚 物 或 填料 的 分 散 体 系 - 在 物 
理 方面 . RF RASS ee 
象 ， 可 根据 原子 扩散 、 迁 移 ， 同 绒 原 
Fa ROLE. ARE RA SRE 
Oe tA ta e Oe 
Sak. 

X HARA X-ray topography 
ARE Aa tE BY) tt Met BEE te A A R 
#, RAMA Ratt RAAB 
MEHRERE. TAREE 
来 自 于 反映 晶 格 错 向 的 取向 村 度 和 反 
映 点 阵 缺 陷 的 消光 衬 度 。 此 法 为 非 破 
坏 性 检验 方法 ， 具 有 样品 制备 方便 、 
实验 重复 性 好 、 能 确定 缺陷 的 性 质 等 
优点 ， 盐 广泛 应 用 于 晶体 材料 完整 性 
的 研究 。X 射线 形 貌 术 主要 有 5 种 实 
BHR: AER E-E R 
EE), ÆEHERR (RER), 
MEERA, REENER RA RHE 
MERR., 

X HEIHE X-ray diffraction 
PRIER X 射线 的 衍射 效应 进行 
分 析 测 定 的 方法 。 根 据 曲 体 样 品 的 状 
态 ， 可 以 分 为 单 唱 X 射线 入 射 法 和 
Six 射线 入射 法 。 对 于 单 晶 样 品 ， 
衔 射 法 可 以 测定 准确 的 晶体 结构 、 手 
性 晶体 的 绝对 机 型 以 及 晶体 样品 的 形 
SS; 对 于 多 晶 样 品 ， 衍 射 法 可 以 进 
行 物 相 分 析 ， 测 定 精确 的 品 胞 参数 、 
简单 品 栖 的 结构 、 样 品 的 结晶 度 、 织 
WL. AAR, 

X 射线 衍射 物 相 分 析 phase analy- 
sis by X-ray diffraction AT £F 
的 和 射线 入 射 效应 ， 对 样品 的 物 相 
组 成 、 相 含量 等 进行 分 析 测定 的 方 
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法 。 每 一 种 物 相 都 有 各 自 的 “指纹 ” 
图 谱 ， 而 混合 物 的 枉 射 项 则 是 组 成 该 


混合 物 各 个 物 相 的 衍射 图 的 得 加 ， 所 
以 根据 实测 衍射 图 的 特征 可 以 进行 物 | 
! orescence analysis; XRF 基于 XX 射 
| 线 荣光 波长 与 强度 进行 定性 和 定量 的 


相 监 定 ， 根 据 各 种 物 相 的 特征 衍射 的 
SHEE OT LAGE TS HHA BH. BOW 
止 , Ben £ah TRE A 
JCPDS (joint committee on powder dif- 
fraction standards} 编辑 的 (Hi AR 
SEAS) (PDF), Caki TM 
Li ASKS aba RHE RA, SP 
有 光盘 版 ，H 可 以 利用 各 种 索引 ， 对 实 
测 多 品 入 射 疼 自动 进行 物 相 鉴 定 。 
X 射线 荣光 X-ray fluorescence: 
XRF 高 能 量 的 离子 束 OEF. = 
T. ET) BHT, METAB 
驱逐 出 一 个 电子 ， 在 原子 内 层 形成 空 
A, HLF Be me BE BY e EB BE te 
10°" ~10 “s HA RRA BEX, 
所 释放 的 能 量 不 在 原子 内 被 吸收 而 以 
辐射 形式 释放 所 产生 次 级 X 射线。 
如 下 图 。 如 果 激 发 Stee eR 
发 源 是 初级 X HR, 产生 的 荧光 称 
AX 射线 荧光 ， 如 果 激 发 源 是 质子 
AIRE at, 产生 的 XX 射线 荧光 分 
别称 为 质子 诱导 X 射线 区 光 和 同步 


辆 射 诱导 X 射线 荧光 。X 射线 荧光 
的 能 其 是 特征 的 ， 等 于 两 能 级 的 能 量 
A, MATAR Rat ay RE ae. 


XARA (RE) X-ray flu- 


分 析 方 法 。 莫 斯 莱 发 现 ，X 射线 荧光 
的 波长 A 取决 于 物质 中 原子 的 种 类 ， 
随 元 素 的 原子 序数 的 增加 有 规律 
EA., PR a 可 以 对 物质 定性 。X 射 


， 线 荧光 强度 与 量子 效率 、 激 发 源 强 


E. 样品 中 被 测 原 子 的 浓度 、 俄 歌 效 
MAB WSR RR. TERA 
件 -定时 , X 射 钱 荧光 强度 与 样品 中 
被 测 原子 的 浓度 有 关 ， 根 据 其 强 麻 可 
以 进行 定量 分 析 。 常 用 的 定量 方法 有 
标准 工作 曲线 法 、 标 准 如 人 法 ， 内 标 
法 。 当 获得 标准 样 癌 有 困难 时 ， 可 利 
用 数学 方法 估算 分 析 结 果 ， 常 用 的 数 
学 方法 有 经 验 系 数 法 和 基本 参数 法 。 
方法 的 特点 是 : 不 存在 连续 背景 ， 有 
良好 的 检 出 限 ， 检 上 出 限 可 过 10"?g - 
e'~10%g- e's 可 测定 的 元 素 范 
围 广 ， 周 期 表 中 原子 序数 宕 3 的 元 素 
都 可 测定 ; 重 现 性 好 ; X 射线 芯 光 来 
自 内 屋 电 子 的 财 迁 ， 光 谱 简 单 ， 谱 线 
THE, WS RHE DER, 
从 常量 到 疹 基 都 可 测定 ， 试 样 不 受到 
BH; 分 析 速 度 快 。 缺 点 是 仪器 设备 
昂贵 。 根 据 激 发 源 不 同 ， 可 分 为 带电 
粒子 激发 X 射线 荧光 分 析 ， 电 磁 辐 
射 激发 区 射线 荧光 分 析 和 电子 激发 世 
射线 荧光 分 析 。 

X HER X-ray fluores- 
cence spectrometry; XRF 记录 和 和 分 
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忻 针 射线 荧光 光谱 以 测定 物质 化 学 | 
| 柱 上 检测 的 灵敏 度 . 


成 分 的 分 析 方 法 ， 当 样品 中 的 原子 受 


到 具有 足够 能 其 的 电子 束 或 XX 射线 
就 会 发 射 具 有 - - 定 特征 的 X j 


照射 时 ， 
射线 菊 光 、 蕉 中 特征 谱 线 的 波长 只 与 
JF PRCA IE. TR ETA TTR BE 
PPAR KARE, BD al eet 


样 中 所 会 的 元 素 及 上 食量 。 其 特点 | 


是 ， 不 破坏 样品 的 原 有 状态 .分析 范 
围 广 ， 徐 最 轻 的 凡 种 元 素 外 都 能 分 
析 ; 样品 叮 以 是 固态 或 液态 ， 不 受 元 
素 价 态 的 限制 ; 谱 线 数目 少 ， 波 长 与 
原子 序数 关系 简单 ， 便 于 鉴定 ; 快速 
简便 ， 特 别 适用 于 稀土 、 包 和 钥 、 猪 
AUER SEAR St Th A OR TEE. A 


AF TE SEE A IE BE, | 


的 分析 方法 叫做 原 角 X IN Be EE 
谱 法 ， 以 射线 照射 样品 而 使 其 产 
生 荧 苑 的 分 析 方 法 叫 敌 次 级 X 射线 
荧光 光谱 法 。 

XA X-ray diagnosis 应 
FAX 射线 的 穿 透 性 、 荧 光 作 用 和 感 
AHEM, AAR MAPA fal 
密度 的 组 织 在 荧光 屏 或 和 射线 胶片 
LES, FRR ARES. 病理 
学 、 生 理学 、 生 物化 学 等 基础 医学 知 
识 ， 结 合 临床 资料 对 疾病 进行 诊断 的 
方法 。 

Zata 电势 ”Zata potential 在 电场 
作用 下 ,而 、 液 两 相 间 的 相对 运动 发 
生 在 紧密 层 与 扩散 层 之 间 的 滑动 面 
上 ， 此 处 的 电势 称 为 电动 电势， 中 
Zata 电势 。 


之 形 池 ZJom pool HE 


i P-carotene content 


E Z E, HAR, EB ENS 


a- 围 胎 蛋 白 酶 免疫 传感器 
linked immunosensor of cr-fetoprotein 
以 酶 标记 的 甲 胎 抗 体 为 固定 化 敏感 成 
ot Mis FS fe Be, oP AE A A 
定 是 临床 鉴定 甲肝 的 如 要 指标 。 

c- 螺 旋 结 构 or-helixz HARE 
链 的 一 种 典型 结构 方式 。 动 物 毛 中 的 
a- 角 蛋白 属于 纤维 蛋白 质 ， 这 种 蛋白 
质 几 平 全 是 wm 螺旋 结构。 等 白质 二 
级 结构 中 a 螺旋 所 占 的 会 量 可 以 通 
过 红外 和 和 拉 曼 光谱 的 测定 来 算得 。ar- 
螺旋 结构 如 下 图 所 示 。 
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P-S RPA determination of 
AB i & Beeb ate 
a, 用 乙酸 -石油 本 (体积 比 = 
1:1) RR, RAT RS 
料 要 进行 皇 化 ， 取 不 皂 化 物流 于 正 
己 烧 中 。 用 氧化 铝 作 固定 相 ， 用 柱 
色谱 法 进行 分 离 ， 除 去 正己 烷 - 乙 


930 BATE 


醚 {体积 比 = 95:5) MERIR. 
Wy FRE SE-B (EHHE = 75: 25) 


AUBERT IES | 
中 ， 用 分 光 光 度 计 在 453nm 下 进行 | 
比 色 测定 。B- 动 葛 卜 素 还 可 用 高 效 液 


相 色 谱 法 测定 . 
BTS Brom EGRE 
BE ERT RM A Ae 


的 二 级 结构 。 天 然 引 白质 一 级 结构 之 | 


一 为 及 折 警 结构， 它 与 o RRA 


一 起 构成 了 和 蛋白质 的 有 规 结 构 。 和 蛋白 j 


质 一 组 结构 中 有 -折合 所 下 的 份额 可 
以 遂 过 红外 和 拉 受 光谱 法 来 测定 。 g- 
折 秋 结构 如 下 图 。 


BATHE -coupling proton 很 多 
& Pa Be (40 CH,—CH—OH) 
at pRT. AH PMP SARS 
lH Re SS SER p ATH 
合 。 甩 质子 的 各 向 异性 超 精细 耦合 常 
数 一 般 都 比较 小 ， 这 是 因为 自 旋 间 的 
侦 极 相互 作用 与 两 者 向 的 虐 离 的 3 次 
方 成 反比 。 而 8 位 甲 基 上 的 质子 的 各 
向 同性 起 精细 打 合 常数 却 较 大 ,这 是 
BATT.” Mabe RA”. GORE 


ASPATHMUAAK, 设 不 成 对 电子 
所 在 2p. 轨道 与 C,—H 键 的 夹 角 ( 二 
Hi) Aa M SET MS ARE 
MHASH S cosa 成 正比 ,这 即 是 
cos 0 规则。 若 甲 基 绕 CC, 键 快速 
旋转 , 则 角度 影响 被 平均 掉 。 

Ag 机理 Ag mechanism HÆR 
单 重 态 或 二 重 态 自 由 基 对 时 ， 随 着 自 
a ET fp a A EB A or 的 增 
大 ， 交 换 相 互 作用 常数 了 减 小 ， 最 终 
AS, Wie kb a] HEAR. Bs = 0, 
4-0 (RERVARSAMAAB 
合作 用 }、Ag 0 (两 个 自由 基 的 g 
ET). HEED, MEE 
l5> ASD BA (| TL, >, 
iTy>. IT, >) 发 生 混 合 ; 但 随 
SRR Hh, 1 S> 与 上 T > 
的 混合 增加 ， 即 单 重 态 与 三 重 态 的 系 
ja] EK He BE Ith, GORE Ag 机理， 
可 用 于 解释 自 旋 极 化 和 化 学 反应 的 五 


| 场 效应 。 参 见 自 由 基 对 机 理 条 。 


m HR mT-siacking 指 具 有 平面 
共 轿 双 键 结构 的 分 子 彼此 靠近 时 产生 
的 弱 的 分 子 间 相互 作用 ， 龙 指 具 有 平 
而 芳香 环 结构 的 分 子 之 间 堆 积 形 成 层 
状 超 分 子 时 的 分 子 间作 用 力 。r 堆积 
HEE TRAE. MRE 
用 、 范 德 华 作用 等 多 种 分 子 间 相 互 作 
用 为 。7 EREE., BRS FI 
ATZ TRH. BF RR 
建 时 被 经 常 利用 。DNA 双 螺 旋 结 构 
中 核酸 碱 基 对 的 重 秋 也 和 包含 了 7z HE 
积 作 用 。 

工 ; SRK E, relationship WHE 
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Ix 93! 
对 于 中 心 对 称 的 空间 样 ， 可 以 表示 为 主要 依据 . 
s(2h,2k 21) =s( ARE) « st hE Xe 分 布 ye -distribution 数理 统计 


AP, s 表示 相应 姑 梅 因子 的 正 负 
F; 和 ~ 表示 可能 等 于， 此 式 表 明 ， 当 
ZA 子 Prout AU Poe EE SB 


大 时 ,不 管 iy ME SREB, | 


ramm 的 符 导 都 极 可 能 是 正 的 。 因 此 ， 


它 在 真 接 法 中 证 用 于 推测 Pe | 


fth. 


È: 关系 式 xa relationship 测定 1 


晶体 结构 的 直接 法 中 的 重要 相 角 关系 

式 。 对 于 中 心 对 称 的 空间 群 ， 可 以 表 

示 为 

s(ARL) = % (ATR) sCh hh, 
1-1') 

A, s 表示 相应 结构 因子 的 正 负 

号 。 此 式 是 直接 法 中 相 和 扩充 过 程 的 


中 -种 常用 的 概率 分 布 ， 描 述 方差 比 
| 六 = (4 一 1) 入 的 概率 分 布 特性 ， 
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”1990 年 由 皮尔 还 提出 。 其 概率 密度 
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| 式 中 , So? 分 别 是 样本 与 总 体 的 
| 方差 ; = -1; n BRS 的 测量 
EKRE. TRE, Bae 
用 来 检验 总 体 方差 的 变化 ,确定 方差 
AiPERE MEARS, 
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anion-exchange resin 785 


anion masking agent 785 


26 


anisotropic hyperfine coupling constant 262 


anisotropic Ihermal parameters 262 
ANN 572 

anode 763 

anodic depnlarizer 763 
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anodic stripping voltammetry 763 
anomalous scatlering 184 
anomalous scatiering method 184 
anomalous Lransmission topography 778 
anomalous Zeeman effect 184 
anihraquinone 173 

anthrone colorimetry [73 
antibody 428 

antibody absorption teal 428 
antibody half-life 428 
anu-cireular development 191 
antiferromagnetic resonance 188 
anbferromagnetiam 188 

antigen antibody reaction 429 
antigenic determinam 429 
antioxidants 428 

antiphase trigonal 189 

antisense nucleic acid = 190) 
antiserum 428 

anti-Stokes atomic fluorescence 187 
anti-Stokes fluorescence 187 
amti-Stokes scattering 187 
anti-Stokes shift 187 

AOTF 607 

APCI 94 

aperometric titration 1 

apex current 150 

APFIM 807 

API 94 

API gravity 894 

apodization treatment 407 
apolipoprotein 820 

apparent fluorescence spectra 36 
apparent electrophoretic mobility 36 
apparent exchange capacity 36 
appearance energy 76 
appearance temperature 76 

APPI 94 

applied potential 688 


approximate estimate method of "C-NMR 
chemical shifi 899 

approximate estimate method of ' H-NMR 
chemical shifts 907 

APT 774 

aqua-sysier pel column 640 

aqueous two-phase extraction 632 

arbitration analysis 856 

are flame stabilizing agent 323 

area detector 494 

ARG 203 

argentimetry 785 

argon ionization delector 759 

arithmetic mean 651 

ARPES 402 

array detector 829 

array surface acoustic wave sensor 828 

artificial gene 572 

artificial intelligence 572 

artificial neural network 572 

artificial radioelement 57] 

AS 805 

ascending development method 599 

ashing 346 

ashing curve 347 

ashing stage 347 

ashing temperature 347 

ashing time 347 

asphaltum flume analysis 459 

assay of GGPD activity 534 

assembly program 351 

assistant flux 860 

astigmatism 735 

astigmatiam compensation 736 

ASV 763 

asymmetric unii 44 

asymmetry potential 44 

athracence 73 

at-line analysis 722 
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atmospheric exposure test 90 

atmospheric monitoring Yl 

almospheric pollutants monitoring 92 

atmospheric: pollutants standard index 92 

atmospheric pollution chemistry 9t 

atmosphenc pollution continue automatic 
monitoring syslem FZ 

atmospheric: pollution sources 93 

atmospheric pressure chemical ionization 94 

atmospheric pressure chemical ionization 
interface 94 

atmoapheri:: pressure ionization 94 

atmospheric pressure photoionization 94 

atmospheric sampling method without power 
H 

almuspheric sampling technology 94 

atomic absorption 808 

atomie absorption line profile 810 

atomic absorption spectrometer 810 

atomic absorplion spectrophotometer 809 ~ 

atomic absorption spectrophotometry 808 

atomic fluorescence 811 

atomic fluorescence spectrometry 812 

atomic apeviroanalysia 805 

atomic spectroscopy 805 

atomic spectrum 805 

atomic absorption spectrum 810 

alomic emission 804 

atomic emission spectra 804 

atomic Ruorescence mercury-measured 
spectrometer 81] 

atomic force microscope 806 

atomic gas jaser BOT 

atomic probe field ion microscopy 807 

atomic scattering factor 807 

atomization §05 

atomization cell 805 

atomization stage 805 

atomization temperature 806 


atomization time 806 


atomization eurve 805 


atomizer using graphite furnace 610 


ATP 557 
ATR 625; 626 


atlached proton lest 774 


altenvated total reflectance correction 


625 


attenuated tolal reflection 


Auger chenural effects 


170 


Auger chemical shift 170 


Auger depth analysis 1 
Auger depth resolution 
Auger effect 171 
Auger electron 169 


71 
171 


Auger electron spectroscopy 
Auger electron yield 169 


Auger image 169 


Auger kinetic energy 170 


Auger line scan 171 
Auger line shape 171 
Auger map ETL 


Auger matrix effects 170 


Auger parameter 169 
Auger signal intensities 
Auger transition 172 
auto-catalytical reaction 
autogrofting 872 
autohemolysis test 872 


172 


870 


autoimmune disease 872 


automated biochemical analyeer 870 


autamalc activation analysis 


automatic milk analyzer 870 


automatic sampler 870 


169 


870 


626 


auto-oxidation chemiluminescence 879 


autoprotolyais constant 
autoradiography 203 
auto-shim 870 
autosome 58 


auxiliary electrode 237 


39 
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auxochrume group 860) 
average 530 
average deviation 530 


average flaw raie 819 

average life of radioactive alom 201 
average molecular weight 530 
average rate of flaw 536 
AVXPS 26 

axial compression column 858 
axial peak 858 

AX system 894 

A X system 894 

A,X; system 894 

A,X system E94 

520 


azo dye 
B 


Babock method 5 

B absorption band 897 

back flushing technique 185 
background 20 

background absorption 18 
background conductance 18 
background correction 18 
background current or base current 361 
background mass spectrum 20 
back-pressure tubing 190 

back propagation algorithm 188 
backscattered electron 18 
backscattered electron image 18 
backscattered eleciron topography image 
back scattering 323 

backscattering analysis 19 
besk-titration 193 

back wash 185 

bacterial luminescence 718 

band broadening in space 434 
bandpass 669 

band-pass retarding field analyzer 96 
bend structure 502 


19 


barium number 19 

Bartlett's test 5 

hase 395 

hase electrolyte 

363 

baseline correction 363 i 

baseline methu] 363 ' 

baseline width 364 . 

base pair 395 

base peak 360 

hase sequence 395 

basic: simplex method 360 

basic standard 360 

BB 440 

B-centered lattice 897 

head test 578 

beamsplitter 220 

heating $22 

Beers law 895 

bending vibration 688 

Benesi-Hildbrand equation 895 

benzoic acid 1 

Bertrand method 895 

best unbiased estimator 889 

B. E. T. adsorption isotherm 897 

beverage analysis and inspection 

bias 527 

biased estimation 799 

Bijvoet pair 25 

bile acid 103 

bile pigment 103 

bilinear rotational decoupling (BIRD) pulse 
sequence 633 

bilirubin 103 

binding energy 406 

bioassay of pesticide residue 

bicautegraphy 606; 696 

binavailability 604 

biocatalyzing electrode 


360 


baseline 


786 


512 


603 
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biochemical oxygen demand 603 
bioelectrochemistry 603 

604 
605 


605 


biofunclional luminescence 
biological affinity sensor 
biological chromatography 
605 
biological functional material immobilization 
604 
biological functional materials 
603 
biological tass specLiometry 606 


biological efficacy 


604 
biological balf-lfe 


biological metabolizing sensor 95 
biological monitoring for atmospheric pollution 
9] 
hiological monitoring method of pollution 
702 
biological monituring of pollution 703 
biological! oxygen-consumption sensor 64 
biological product 606 
Biological redox standard stete 
604 
bioluminescence sensors 604 
biomedical mass spectrometry 606 
605 
biomembrane electrode 605 
196 


606 


bioluminescence 


biomembrane 


biomimetic recognition 
biomimic electrode 196 
biosensor 603 
biospecific column 605 
hiradica 630 
birefringence 635 
bis-diazntized benzidine 
biuret method 632 
633 
896 
black analysis system 313 
black body 313 
blank solution 436 


blank test and blank value 


628 


biuret reaction 


Bjerrum function 


436 


598 
598 


blaze angle 
blazed grating 


blazed grating with two blazing wavelength 


631 
blaze speciality 599 
blaze wavelength 598 
bleaching agenta 528 
bleeding time 76 
47, 896 
896 


Bloch equations 
Bloch-Siegert effect 
block 552 
block factor 552 


block matrix least-squares refinement 


blood cell counter 754 
blood group 755 
blood group gene 755 


blood group substance 755 

blood 1ype agglulination inhibition test 
blood type autogrouper 755 
blood viscosity determination 
blue copper protein 676 
blue-hard photographic plate 445 
bine shif 445 

BMS 606 

BOD 603 

body-centered lattice 662 

Bohr magneton 41 


559 


boiling point rule of retention $6 
bonded ion exchanger 397 
bonded phase chromatography 328 
bonded stationary phase 328; 397 
bottom water 118 
bound residue of pesticide 
Bragg equation 47 
Bravais lattice 47 
breakdown voltage of membrane 
323 

572 


516 


497 
breathing vibration 
bremsstrahlung X ray 


439 


755 
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BREA 96 

bridging immobilization 388 
bright-field image 495 

brightness 465 

brightness of electron gun 144 
Brillouin scallering 47 

Broad Band decoupling 440 
broadening of spectral lines 536 
bromine index 745 

bromine number 745 

bryophyte indicatur for pollution 654 
Brinated pron theory of acid-base 896 
BSA 19 


BSE 18 
BSM 360 
ET 76 


bubble form pool 523 

buffer additives 344 

buffer capacity 344 

buffer solution 344 

building block instrument 836 
bulk analysis 557 

bulk concentration 860 
bulking agents 524 


bulk property 157 


bureta = 116 
bumer 56l 
C 
“CAD 525 
calcein 244 


cajejnm ion-selective electrode 245 
calibration 403; 404 

calibration curve 33, 403 
calibration curve method 403 
calibration of peak area 233 

calix [n] arene 17 

calontic value 569 

calorimetric comectinn 465 


capacitance immunosensor 136 


eapacitively coupled microwave plasma 
136 

capacily factor 573 

capillary analysis 487 

capillary array electrophoresis 829 

capillary column deactivation 489 

capillary constant 486 

capillary electrochromatography 487 

capillary electrophoresis 487 

capillary electrophoresis electrochemical 
method 487 

capillary electrophoresis-electrospray 
jonizalion mass spectrum 487 

capillary gas chromatography 488 

capillary gel column 488 

capillary gel electmphoresis 488 

capillary ion analysis 487 

capillary isoelectric focusing 486 

capillary micellar electrokinetic 
chromatography 488 

capillary shield screen effect 486 

capillary supercritical fluid yrhromatography 
486 

capillary yawp current 488 

capiliary zone electrophoresis 488 

carbon filament atomizer 657 

carbon red atomizer 655 

carbon electrode 656 

carbon evaporation 39 

carbon fiber micro-disk electrode 657 

carbon molecular sieve 656 

carbon number rele of retention 16 

carbon paste immobilization 656 

carbon porous microsphere 656 

carbon residue 5] 

carbon residue increment 52 

carbonyl group frequencies 657 

carboxy reactivity 489 

carcinoembryonic antigen 1 
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carcinogenesis 849 
carcinogenicity lest 849 
carcinogens 849 
camer 619 

carrier gas &lë 
carier precipitation 819 
carrier stream 818 


Carr-Purrell pulse sequence 898 
Cart-Purcell-Meitioom-Gill Method 898 


Carr-Purcell method 898 
carry gas cleanser 919 
carryover 740 

CARS 729 

cast film technique 864 
catalase iesi 306 


catalytical discoloring spectrophotametry 87 
catalytic (gas) chromatography 8&6 
catalytic hydrogen wave 86 

catelytic reaction 86 

catalyzed chemiluminescence 86 
catecholamine 173 
cathode 784 

cathode sputiering 784 
cathode fluoreacence 784 
cathode fluorescence image 
cathodic depolarizer 784 
cathodic stripping voltammetry 784 
cation exchange chromatography 763 
764 

cation masking agent 764 

ccc 506 
cccc 449 
CCD 125 
C-centered lattice 
CCPR 512 
CDA 862 
CD-RTP 337 
C,D-GC 556 
CEA 1 


784 


cation exchange resin 


900 


CEC 763 

CE-ESL/MS 487 

cell 121 

cell electrochemistry 717 


cell fusion = 718 
vell-in-cell-cut Method 72 
cell line 718 

cell potential 
cell strain 


121 
718 
cellular immunity 
541 
central dogma 


717 
cenimeter 
854 

central scattering component 
central tendency 381 
centric-preparation TLC 449 


591 


centrifugal counter-current chromatography 
449 

Cerate redox method 616 

certification of reference material 34 

certified reference maternal 800 

certified value H6 

CFA 462 

CFT 44 

chamber saturation 825 

channel effect 267 

characteristic concentration 660 

characteristic amino group frequencies in IR 
2 

characteristic energy loss spectroscopy 660 

characteristic line 660 

charactenstic line group 661 

characteristic X-rays 660 

characteristic X-ray spectrum 660 

characterization of surface structure 38 

charcoal adsorption method 355 


charge balance equation, CBE 126 
charge coupled detector 125 
charge coupled devices 125 


charged particle activation analysis 95 
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charge effect 312 

charge-exchange reaction 125 

charge injection detector 126 

charge number 126 

charge potential model 126 

charge reference 312 

charge-remote fragmentation 126 
charge-transfer complex 127 

charge transfer absorption spectrum 127 
charge transfer detector 127 

charge transfer interaction 128 
charge tranafer interaction force 127 
charge transfer apectrophotometry 1727 
charging current 73 

charming curve 347 

charming stage 347 

charing temperature 347 

charring time 347 


char value 655 
chelant 4 
chelate 4 


chelate resin 4 

chelating cellulose filters 4 

chelating ion chromatography 4 

chelating ion exchanger 4 

chelation extraction 4 

chelatometric titration 4 

chelatometry 4 

chemical interference 326 

chemical analysis 326 

chemical derivatization method 333 

chemical effect 329 

chemical enhancement model 334 

chemical enzyme engineering 329 

chemical equilibrium 329 

chemical equivalent nuclei and chemical 
equivalence 324 

chemical exchange 328 


chemical excitation efficiency 328 


chemical fame 327 

chemical induced dynamic nuclear 
polarizatian 327 

chemical ionization 324 

chemical ionization source 324 

chenutally induced dynamic electron 
polarization 333 

chemically induced dynamic nuclear 
polarization 333 

chemically modified electrode 332 

chemically modifier! optically transparent 
electrodr 333 

chemical oxygen demand 333 

chemical picture GC-FTIR 330 

chemical potential 329 

chemical shifi 330 

chemical shift anisolropy 331 

chemical shift correlated spectroscopy 332 

chemical shift modulation 332 

chemical shift of active hydrogen 354 

chemical spectrometry 327 

chemi-chromatography 329 

chemituminescence 325 

chemiluminescence detector 325 

chemiluminescence efficiency 326 

chemiluminea-cence enhancer 326 

chemiluminescence immunoassay 326 

chemiluminescence label 325 

chemiluminescence probe 326 

chemiluminescence quantum yield 325 

chemiluminescence reaction kinetic curve 
325 

chemiluminescence reagent 325 

cherniluminescence sensor 325 

chemiluminescence system 326 

chenustry of low concentration 112 

chemokinesis 334 

chemometriecs 328 


chiral amino acid derivatives stationary phase 
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inGC 616 

chiral chromatography 619 

chiral cyclodextrin derivatives stationary phase 
in GE 617 

chiral derivation method 619 

chiral gas chromatography 618 

chiral group 617 

chiral nobik: phase 618 

chiral mobile phase separation 618 

chiral teagen 619 

chiral selectors 6]7 

chiral solid phase separation 617 

chiral stationary phase GIF 

chirametal sLationary phase in G 618 

cholera red test 359 

cholesterol sensor 103 

chopper 547 

chromatic aberration 592 

chromatin 562 

chromatogram 594 

chromatogram electrochemical method 593 

chromatograph 595 

chromatograph coupled with infrared 
spectrophotometer 542 

chromatographic column 595 

chromatographie paper 595 

chromatographie peak 594 

chromatographi:: wor-king station 594 

chromatography 593 

chromatography -atomie ahearption 
spectrometry 595 

chromatography detector 594 

chromatography with artificial intelligence 
831 

chromatothermography 568 

chromophores t82 

chromosome 562 

chronic toxicity iest 485 

thronoampenametry 382 


chronocoulometry 383 

chronometric method 383 

chronopetentiomeiry 384 

chymotrypsin 776 

CID 126 

CIDEP 333 

CIDNP 327, 333 

carcular chromatography 814 

circular development 344 

circular development R, value 344 

circular dichroism 812: 813 

circular dichroism electrochemistry 812 

circularly polarized RF-electron-nuclear 
double resonance 813 

circular paper chromatography 814 

circular polarization $13 

C, K, L, J, Q, 5, V, Wand X band 
897 

Clapeyron-Clansius Equation 432 

Clack oxygen electrode 432 

classical light scattering 412 

classification of two dimensional NMR apectra 
177 

class interval 886 

clathrate compound 11 

clean produce 550 

clean moms 405 

clean technologies 550 

clear aperture 669 

cleavage 156 

clinical biochemistry 466 

clinical chemistry 466 

clinical microbiology 467 

cloning 432 

clot retraction test 754 

cluster 86 

cluster analysis 421 

cluster ion 86 


cluster sampling 831 


1024 XRF 


CMA 678 

CME 432 

co-agglutination reaction 739 

coagulase teat S508 

coagulaLling-ernulsion precipitation 509 

coagulation factor 509 

coalescence point 578 

coat 681 

coated capillary 680 

coated jon exchanger 11 

coated packing material 11 

coating efficiency 681 

co-boiling rectification 265 

Cochran's test for variance 194 

CDD 333 

coded sample 492 

coding 26 

coefficient of acid effect 650 

coefficient af complexation effect 479 

coefficient of variation 28 

coenzyme 237 

coextraction phenomenon 264 

coherence 729 

coherence iranafer 730 

coherent anti-stokes Raman scattering 729 

coherent scattering 729 

coherent scattering of molecular 229 

coherent Stokes Haman scattering 730 

coherent system of unit of measurement 773 

cold vapour atomic absorption spectroscopy 
448 

cold agglutinin 448 

cold light 448 

cold vapor and non dispersion atomic 
fluorescence spectrum 448 

cold vapor atomic fluorescence apectrometry 
448 

collimated plane grating mounting 880 

collimator 867 


collision broadening 424 

collisional energy transfer 525 

collisionally activiated dissociation 525 

collisional quenching 525 

COLOC 814 

color 761 

color coordinales or color:metrical coordinates 
597 

color-developing sprayer 721 

colorimetrical analysis 592 

colorimetric method 22 

colorimetric method with ninhydrin 786 

colorimetric method with phenylhydrazine 
21 

colorimetric method with salicylate acid 641 

colorimetry 593 

color masterbatch 593 

color aaturability 49 

colour agent 868 

colour fasiness 562 

colourity 592 

column ageing 861 

column bieeding 862 

column capacity 862 

column chromatography $62 

column cleaning 867 

column efficiency 863 

column head sampling 863 

column inlet pressure 862 

column internal diameter 862 

column life 863 

column loadability 861 

column oven 863 

column permeability 863 

column pressure 863 

column regeneration 86d 

column switching technique 862 

combination band 886 

combination electrode 238 
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combinatorial chemistry 885 

combined technique of atomic absorption 
810 

combined column 239 

combined COSY-NOESY 671 

combined derivative spectrophotometry 885 

combined differential thermal analysis and 
dielectric aralysia 53 

combined mass spectrometry 464 

combined technologies 463 

561 

combustion test 561 

commodity inspection 

669 

673 
common-pressure liquid chromatography 58 
410 


combustion curve 


599 
common deterlor 


common ion effect 


compact layer 
comparison 21 
compensuled spectra 43 
compilation of siandard spectra 35 
complement 44 
323 
complement-fixation test 44 

689 
689 
complete decoupling 559 
completely pyrolytical graphite tube 559 
completely automatic colorimetric analyzer 

559 
completely randomized design 689 
complete reflection long-pass 

apecirophotometry 556 
complete silylanization deactivation 
478 
complex coupling spectrum 239 
524 

385 
eompound-formation chromatography 


complementary colors 


complete excitation 


complete antigen 


357 


complexation effect 


complexomelry 
composite pulse 
324 
compound unit 885 


comprehensive two-dimensional gas 
556 
compulsory verification 546 

383 
camputalional speciophotometry 
925 


chromatography 


computational error 
383 
compuler Lomography 
concave graling 3 
518 


concentration carrosion cell 


concentration cell 
518 
concentration detector 519 
concentration gradient imaging delector 
508 
concentration level of residues 51 
concentration overpotential 518 


concentration index of urne 


concentration polarization 518 
concentration quenching 518 
concentration sensitivity 519 

676 
candensed-phase interference 509 
conditional accepiable daily intake 
conditional formation constant 665 
condition solubility product 665 
conductance 122 

conductance cell 122 
conductance detection £23 
conductive analysis 123 

105 


concentic nebulizer 


Tab 


conductive paste 

conductivity 123 

comluclometric titration 123 

confidence coefficient 852 

confidence interval 85] 

confidence limit 852 

confidence probability 851 

conglutinating complement absorption test 
400 

conical model 814 

coning-quartering method 814 

conjugated residue of pesticide 

765 


$14 
conjugate effect 


519 


conjugate effect of chromophores 182 

313 

constant of conductance cell 123 

314 

oonslant temperature atomization 

314 

continues automatic monitoring technolwey 
463 

continuous source method for hackground 

461 


conlinuous analyzers 462 


constant flaw pump 


constant pressure pump 
110 


conslant temperalure melhod 


conection 


continuous and aulumatic monitoring system 
for water pollution 639 
462 
continuous flow chemiluminescence 
462 
continuous-flow fast atom bombardment 
‘interface 462 


continuons flow scintillation counter 462 


continuous How analysis 
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continuous spectrum 461 

continuous-wave electron spin resonance 
461 

continuous wave mole NMR spectrometer 
461 

conlinuous X-ray spectrum 462 

conlrast 157 

contrast af pholegraphic plate 251 

contrast test 158 

contra] central line 438 


5-control chart 30 

z-control chart 531 

x-R, control chart 102 

control chart for quality 845 

controlled-current coulometry 437 

controlled-current electrogravimetnc analysis 
437 

controlled dispersion 

controlled factor 434 

controlled-petential coulomeiry 437 


621 


contrdied-polential electrolysis 437 
438 


conlrol ef blank value 


cortral limit 
437 
control of blank value in situ 
392 


722 
contral of detection limit 
437 


conventional Lue value 


control unit 
BLS 
convolution spectrum method 422 
827 
convolution voltammetry 422 


739 


convolution difference filter 


cooperation test 


coordination compound 523 
Copper corrosion test 677 
copper number 677 
coprecipitation 264 


coprecipitation separation method 264 
Comu prism 429 
139 


cumected fluorescence spectrum 403 


carona discharge 


corrected retention volume 403 
corrected reticulocyte count 690 


correction factor 403; 745 


correction values 745 
correctness 834 
correlation 730 
correlation analysis 730 


correlation coefficient 731 
correlation spectroscopy 731 
cormsion 237 

238 

237 
cermaion current 238 
carrosion depth 238 


corregon environment 


cermosion agent 


convaion cell 


238 
cprmaion inhibitor 345 
cormsion potential 238 
corrosion product 237 


238 


corrosion resistance 


comosion rale 


S02 
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corrosion syslem 238 

carrosivity 238 

cortisone-oral glucosetolerance test 430 
Cottrell equation 899 

coulometer 438 

coulometry 438 

coumarin 734 

counter current chromatograph 507 
countercurrent chromatography 506 
counter cleetrode 157 

counter ion 185 

eounl rate = 383 

coupling constam = 52] 

coupling frequency 521 

coupling of momentum 402 

coupling reaclion chemiluminescence $20 


coupling spanned apace 438 


CP 398; 898 
CPAA 95 
CP-ENDOR 813 
CRA 655 


crawl model 522 

cresol purple 387 
F-erlenan XH 
tcriterion 922 

critical micelle concentration 467 
critical value 467 

CRM 800 

cnoas-field Mow fraction 397 
cross-link dextran 399 
cross-linked capillary 488 
crosslinking degree 399 
cross peaks 398 

cross polarization 398 
crose-reaction antibody 397 
crose-relaxation 397 
cross section 305 

crown ether 273 


crown ether stationary phase 273 


CRT 754 

crucible swelling number 250 
crude assay 804 

erade evaluation 804 

cryostat 113 

cryptand 753 

erystal 413 

erystal field splitting parameter 413 
crystal control producer 414 
crystal lattice 414 

erysialline hand 407 

erysialline precipitation 415 
crysiallogriphirc point group 414 
crystal nucleus 413 

crystal orientation 414 

crystal system 414 


CSFC 486 
CSRS 730 
CT 925 


C-T plane grating mounting 898 
cubic system 459 

Curie magnetic susceptibility 419 
Curie pout = 419 

Curie point pyrolyzer 419 

current 134 

current analysis 134 

current efficiency 134 

curve crystal monochromater 688 
curve fitting 552 

curve smoothing 552 

cut-off filter 407 

cut-paper weighing method 391 
cutting ring method 335 

CY 755 

CW-ESR 46] 

cyano-bonded phase 550 
cyanogen band 550 

cyclic electronic current effect 336 


cyclic voltammetry 755 
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cyclodextrin 336 

cyclodextrin derivative gas chromatography 
336 

cyclodextrin electrokinetic chromatography 
336 

cyclodextrin induced room temperature phos- 
phorimetry 337 

cycluphane 336 

cylindrical deflector analyzer 862 

cylindrical mirror analyzer 678 

eylindrical model 813 

cytochrome C electrochemistry 718 

cylometer 754 

cytomixis 718 

cylosensor = 717 


Czerny-Tumer mounting 407 
D 


DA 158 

Daniel cell 96 

dansy] chloride 96 

dark-field image 3 

dark-field image of weak beam 582 

dark-field microscopy 3 

dala base 624 

data processing 623 

data reduction 623 

daughter ion 868 

DECC 770 

DDTA 692 

deactivation of support 820 

dead time 645 

dead volume 645 

dead zone 645 

Debye-Bueche inhomogeneous solid light 
scattering theory 107 

decomposition (resolving) voltage 216 

deconvolution 685 

deconvolution method 408 

deconvolution technique 408 


decoupling mode 554 

dedicated instrument 865 

deephole Fractionating process GOL 

definitive methods 560 

deflexion coil 528 

deformation interferometer 27 

deformation vibration 27 

degasser 686 

degradalion product analysis 397 

degree of confidence 851 

degree of cross-linking of a resin 623 

degree of freedom 879 

degree of ionization 133 

deionized water 554 

delayed extraction 760 

delayed fluorescence 760 

delayed hypersensitivity 73 

delayed time after pulse 481 

demaaking 408 

demountable hollow cathode lamp 430 

demountable X-ray tube 430 

denaturants of alcohol products 79 

dendrimer 623 

densitometer 283 

density 342 

density operator ( matrix) method of NMR 
theory 913 

deoxynivaencl 687 

deoxyribonuclease 687 

depassivation 554 

depolarization ratio 686 

depolarized electrode 554 

depolarizer 534 

deposition potential 715 

DEP. 705 

depth of field 60; 416 

depth uf focus 402 

depth resolution 601 

derivative ratio spectrophotometry 24 
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derivative differential thermal analyisi 692 

derivative fluorescence 106 

derivative ratio metho] 105 

derivative spectrs 106 

derivative spectrophotometry 【103 

derivative synchronous fluorescence 106 

derivative lhermogravimetrie curve 695 

derivative Ihermogravimetry 695 

derivatization melhod 762 

derivatization reagent 763 

derivatization roam temperature 
phisphonmetry 763 

descending development methot 719 

desiccator 249 

design of experiment 615 

desolvation 554 

desorption ionizalien 408 

destructive analysis 533 

detection leve! 392 

detection limit 392 

detection limil of spectral analysis 285 

detection of interfere and restrain conductivity 
247 

delection of laser-induced light beam 
intervene 374 

detection of laser-induced lighi heat and 
deflexion 374 

detection of shellfish toxins 17 

detection sensitivity 391 

detection tube method 393 

detector detectability 391 

detector linear range 39) 

delector of dual-beam difference 632 

detector sensitivity 391 

determination lima 52 

determination of acid detergent fiber 650 

determination of amylum 149 

determination of ash 346 

determination uf azo forbidden dyesiuff in 


textiles 196 
determination of biochemical oxygen demand 
603 
determination of carbohydrates 656 
determination of carbon isotope ratio of 
protein in honey 234 
delermination of 8-carotene content 929 
determination of chlorophyll in plant B41 
determination of coagulation factor activity 
509 
determination of crude fat 85 
determination of crude fiber 85 
determination of fat by acid hydrolysis method 
649 
determination of fat in milk 509 
determination of fat saponification value 
794 
determination of flavacin 345 
determination of formaldehyde in textiles 
196 
determination of free acid 795 
determination of Gd, Sm, Eu and Dy in U 
sample 795 
determination of grease acid value 794 
determination of harmful substances in textiles 
196 
determination of hydrolysable nitrogen 637 
determination of migration of certain elements 
432 
determination of minimum inhibitory 
concentration 888 
determination of neutral detergent fiber 854 
determination of nitrogen in soil 684 
determination of nonreduced sugar 205 
determination of nutrient elements 841 
determination of organica in soil 684 
determination of phenol index method 230 
determination of pH in textiles 196 
determination of plasminogen activated 
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720 

delerminalion of platelet life span 755 

104 

delermination of protein by polentiometer 
104 

determination of protein by L ¥-spectromeiry 
868 

determination of red cell electrophoresia lime 
322 


determination of reduced sugar with potassium 


inhibitor 


determination of protein 


ferricyanide 667 
determination of reducing sugar 335 
determination of serum lysozyme 754 
determination of sodium glucide 658 
determination of soil air 682 
determination of soil moisture 684 
determination of soil nutrients 683 
determination of soluble heavy metals 


196 

determination of tissue plasminogen activator 
886 

determination of vitamin 


hangover in textiles 


697 
delermination of vitamin A content 
697 
697 
determination of vitamin C 698 


697 
delermination of vitamin B, 


determination of vitamin B, 


determination of vitamin C by fluorimetry 
789 

determination of vilamin D 698 

determination of vitamin E 698 

delermination of water in foodstuff 464 

determination of wet sedimentation 608 
104 

104 

deutertam lamp background correction 

825 


developer solukon 


deuterated reagent 
deulerium lamp 
105 
developer 

721 
825 
425 


developing tank 
development 


| 
| 


deviation 525 

deviations from Beers law 895 
diactetoxyseripeno] 180 
diagnostic biochemisiry 828 


diagnostic performance of a laboratory result 
613 

diagonal least-squares refinement 

diagonal peaks 158 

601; 602 

602 

diamagnetic shielding 427 

diamagnetiam 427 

diaphragm 282 

diaphragm pump 261 

296 

180 


dielectric consLant 


157 


dialysis 
dialyzer 


diatomite 

dichroism 

408 

dielectric cunslant detector 408 

difference Fourier synthesis 57 

difference spectrum 54 

differential cell 56 

differential detector 692 

differential pulse pelarngraphy 54 

differential reaction-rate kinetic analysis 
647; 647 

differential refraction detector 614 

differential scanning calorimeter curve 56 

56 

differential scanning photocalorimetry 274 

differential spectruphotometry 55 

differential spectroscopy 692 

differential thermal analysia 55 

differential thermal analysis characteristic 
figures of ore 441 


differential scanning calorimetry 


differential thermal analysis curve 55 
differential thermodilatometry 56 
213; 351 
differentiating solvent interval estimation 


551 


differentiating effect 


differentiation of analytical signal 223 
762 i 
762 
277 
762 
762 


diffraction grating 
diffraction indices 
diffraction of light 
diffraction paliem 
diffraction symbol 
220 


diffuse reflection principle 


diffuse layer 
485 

diffuse reflection spectroscopy 4835 i 
442 


diffusion anu: 


diffusion 
442 
443 


diffusion-limuted current 


diffusion current 
380 
digestion of precipitation 68 
digital filter 625 

digital quadrature detection 
dilute nuclei 715 

dilution 715 i 
dilution plate method 715 
361 
dimeric ion 
174 
diphenyl picrylhydrazy! 


625 | 


dimer 
E75 i 
dioxin 
E73 
dipole interaction forme 520 
dipole moment 520 
dipole transition moment 521 
838 ; 839 
838 
840 
direct current plasma self oscillator 
439 
840 
direct distillation method 839 
839 
direct immuneo-fluorescence technology 838 
195 


direct-line atomic fluorescence 


direct antiglohulin test. 
direct chemical ionization: 

direct current are light source 
839 
direct current plasma source 


direct current polarography 


direct fluorescence method 


direction focusing 
840 
$38 
directly interjected sample introduction 


directly chemical combination 


837 


directly jet combustor 838 
direct method #37 

direct method of measurement 837 
direct Diration method with copper reduce 
676 


discharge ionization 


reaction 
197 

discolour spectrophatometry 686 
discrete fast Fourier transform 448 
discrimination analysis 523 
699 

596 


dispersion coefficient 


dislocation 
dispersion 
220 
dispersion due to flow profile 
220 


dispersion inleraction farce 


472 
dispersion [acter 
596 
dispersion of speciral prisms 447 
595 

597 
dispersive system 596 
displacement chromatography 151 
displacement development 151 
dissemination of the value of a quantity 466 
dissolved oxygen 576 
distillation 830 
distillation range 473 


dispersion prism 


dispersive element 


distillation refluence raio 830 

distorted peak 367 

distortionless enhancement by polarization 
transfer method 705 

F-distibution 904 

t-distribulion 922 


distribution fraction 214 
distribution jaw 219 
distribution ratio 219 
dithizene 631 

diverse ion effect 780 
diverse salt effect 781 


Hi7 


Dixon's test 


DMA 155 
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DME ii? 
DNA amplifier 
DNA engineering 
DNA enzyme 901 
DNA repair SO 
DNA replication 
DNase 687 
DNA sensor 
DO S76 
doclor lest 43 


901 
900 


900 


687 


638 

Donnan’s membrane theory 

dopamine 158 

doped crystal 57 

Doppler broadening 

Doppler effect 165 

dout-respanse curve 

120 
120 

double line method for background correction 
633 

doubie are light method 630 

dauble-beam atomit absorption spectrometer 
629 

double beam optical-null infrared 
spectrometer 628 

double-channel atomic absorplion 
spectrometer 633 

double-column qualitative method 635 

630 


Daman exelusgion 


658 


i65 


384 
dot pattem 


dot resolution 


double crystal topography 
double diffusion test 634 
dowble-focusing mass spectrometer 631 
double isotppe dilution method 633 
double labelled compound 626 

double layer capacitance 628 

628 

double pulsed field gradient spin echa method 
631 


double-quantum coherence 631 


double-layer current 


and NOE spectroscopy 


douhle quantum filtered correlation 
631 
deuble-quantum transilon 
double resonance 628 
double samples method 634 
634 


spectroscopy 
63i 


double samples plot 
doublet 628 
DPFGSE-NOE 
DPP 54 
DPPH 173 
DOF-COSY 
drift 528 
drift of pesticide 
drift rate 528 
drop counter-current chromatography 
117 


631 


631 


517 


dropping mercury electrode 
drop time 117 
DRS 485 

D-RTP 763 

drug screening assay 
dry analysis 249 
dry ashing 246 
dry cell 246 
dry-coluran chromatography 
dry column packing 246 
246 


770 


250 


dry species analysis 
dry stage 249 

dry lemperature 250 
dry lime 249 

DSA 152 

DSC 56 

DSS 175 

DTA 55 

DTG 695 

dual column chromalography 635 
dual column ion chromatography 635 
dual reservation mechanism 626 


180 


dua! solvent system 


THO 


dual-wavelength spectrophotometry 627 
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dual-wavelenpth K-factor spectrophotometry 
627 

ductility of bitumens 

506 

631 


459 
dummy level 
duplex DNA 
528 

dust-[ree operaling space 

dye hinding method 562 
£56 


dusi 


703 


dye by heavy metal 
561 


dynamic coated method 


dye laser 
155 

153; 155 
dynamic complex ion exchange model 
155 
dynamic headsp-ace analysis 


dynamic: coating 
154 
dynamic de-activily 
153 
154 
155 


dynamic infrared spectroscopy 
dynamic ion exchange model 

154 
dynamic measuring instrument of order 


154 


dynamic light scattering 
155 
dynamir. modification 
dynamic NME 153 
dynamic of pesticide residue 511 
dynamic secondary ton mass spectrometry 
153 
dynamic separation 154 
dynamic separation of the pH gradient 
dynamic 152 
dynamic sputtering 


918 
spring analysis 
154 


dynamic ihermumechanometry 155 
Dysonian line shape 96 
E 
E° 31 
EA 144 
ECCI 140 
ECD 140 
echelle grating 553 
echelle grating spectrometer 853 
echo-detected (induced) electron spin 


resonance 348 


ECIA 
ECL 
ECLIA 
E-COSY 
ED 141 
eddy diffusion 
edge effect 25 
EBL 706 
Edman degradation 
EDTA titration 02 
EELS 143 

effect confounding 
effective field 799 
effective half-life 799 
effective mobility 800 
effectiveness of pesticide 


130 
129 
129 

864 


702 


901 


738 


518 
799 
800 
effects of annular strain 335 


effective peak number 
effective plate height 


efficiency of atomization %06 
efficiency of nebulization 709 
EGA 782 
EGD 783 


egg-counting method 73 

elastic collision 655 

elastic light scattering 654 

ELDOR 141 

election capture dissociation 

electret thermal analysis 861 

128 
128 

electrical arc spectrum 128 

electrical double layer 137; 628 

electrical field flow fraction 121 

electrical field magnified injection $8 

138 


140 


electrical are. discharge 


elecirical arc photosource 


electricity potential detector 
electroactive substance 132 
electro-capillarity 134 


electrocapiliary curve 134 
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electrocatalysis 122 
electrochemical biosensor 130 
electrochemical buffer solution [29 
electrochemical comosion 129 
electrochemical detector 129 
electrochemical DNA sensor 129 
electrochemical equivalent 129 
electrochemical immunoassay 130 
electrochemical polarization 129 
electrochemical potential 130 
electrochemical probe 130 
elcetmchemical protection 128 


electrochemical quarts crystal microweighting 


130 
electrochemical sensor 129 
electrochemical steady-stale 130 
130 
139 
129 
electroche-miluminescene immunoassay 
130 


136 


electrochemical transient 
electrochemiluminescence 


electyochemilumunesi:ene 


eleclmchemotherapy 
electeo-chromatography 
electrochromism 140 
electrode [31 
electrodeless discharge lamp 
131 


131 


706 
electrode potential 
electrode reaction 
electrodialysis 137 
electroendosmatic flow 136 
electroendosmotic flow marker 
electroendosmotic mebility 136 
Electrofusion 136 
electrogenerated chemiluminescence 
electrograph 139 
electrogravimetric: analysis 
electrokinetic phenomena 


136 


(40 
123 
electrokinetic potential 123 
electrolysis 132 


132 


electrolytic analysis 


129 


139 


132 


electrolytic common salt process 
electrolytic polishing 132 
132 


electrolyze suppressor 


electrolytic water 
132 
electro-magnetic enhancement model 122 
electromagnetic radiation X-ray excited 
122 


122 


fluorescence analysis 
eebomagnetism lens 
123 
electron cipole-eleciron dipole interaction 

147 
electron 


clecinamalive force {emf} series 


127 

exchange interaction constant 
142 

145 


donor-acceptor complex 
electron 142 
electtun nuclear double resonance 
electron paramagnetic resonance 
148 


spin echo envelope modulation 


electron spin echo 


electron 149 
electron spin echo-electron nuclear double 


149 


clectron spin resonance 


resonance 


147 
148 
148 


electron spin resunance imaging 
electron apin resonance oxidimetry 
144 
electron beam damage 


electron acceptor 
145 
electron capture chemical ionization 
41 

146 

146 
electron current image method induced by 
tdd 
electron density synthesis 
147 


140 
electron caplure detector 
electron channel effect 
electron channel image 


electron beam 
i42 
electron diffraction 

141 


electron-electron double resonance 


electron donor 
141 
electron energy loss spectroscopy 143 
146 

electron excited X-ray fluorescence analysis 


142 
electron gun 


electron escape depth 


144 


HLR 1035 


electronic absorption spectrum 146 

electronic Lande factor 142 

electronic nese 140 

electronic orbital angular momentum 141 

electronic quadrupole moment i37 

electronic spin angular momentum 148 

electronic kingue 144 

electronic Lransitien 147 

electron innization ion source = 141 

electron lens 146 

electron magnetic moment 141 

electron mobility detector 143 

electron multiplier 140 

electron-nuclear dipole { END) interaction 
147 

electron-nuclear-nuclear tiple resonance 
142 

electron number of electrode reaction 131 

electronprobe 145 

electron probe microanalysis 145 

electron spectroscopy for chemical analysis 
326 

electron transfer chain 140 

Electron-transfer protein 140 

electrooemasis 136 

electropermissilility 138 

electrophilic reagent 547 

electrophoretic injection 135 

electrophoretic light scattering 139 

electrophoretic mobility 139 

electroplating 124 

electropolymerization macromolecule 
embedment 133 

electroporation 122 

electropration 121 

electrospray interface 135 

electrospray ionization 134 

electrostatic lens 417 

electrothermal atomization 135 


electrothermal atomizer 135 

elemental sensitivity factor 803 

elimination of interference veins 247 

elimination rate constant 736 

ELISA 490; 491 

elliptical and circular polarized light 687 

ELSD 830 

eluent 467; 716 

eluent gradient 470 

eluent ion 467 

eluting power 716 

elution chromatogra-phy 467 

elution-extracting resins 87 

elutriation 659 

emanation thermal analysis 199 

emission spectra 182 

emission spectrometric analysia 182 

empirical formula of proton chemical shift 
(8) attached substituted benzene ring 
165 

emulsion calibration curve 579 

emulsion characteristic 579 

ehantiotopic and diasterectopic 158 

endcapping 231 

ENDGR 142 

endo receptor 501 

endorphin 501 

endothermic peak 712 

end-window X-ray tube 156 

energy level diagram of atom 807 

energy analyzer 503 

energy dispersive X-ray fluorescence 
spectrometry 504 

energy diverged X-ray fluorescence 
spectrometry 504 

energy level 502 

energy monochromator 503 

energy resolution 503 


1036 TERA 


energy transfer chemiluminescence 504 

energy transfer technique 504 

enhanced analytical agent 825 

enhancement factor 824 

enoichment 243 

EN?TIR 142 

entrance slit 580 

environmental analytical chemistry 338 

environmental background value 337 

environmental error 341 

environmental health standards 341 

environmental index 341 

environmental labeling 337 

environmental management 339 

environmental medical monitoring 341 

environmental monitoring 339 

environmental monitoring of pesticide 516 

environmental quality 342 

environmental quality asseasment 342 

environmental quality standards 342 

environmental remote sensing 341 

environmental! scanning electron microscope 
340 

environmental self-purfication 343 

environmental standard material 338 

environmental standard of pesticide 515 

environment and environmental clement 
339 

enzymatic inhibition method 491 

enzyme 489 

enzyme activity unit 490 

enzyme allosteric effect 490 

enzyme-catalytic kinetic apectrophotometry 
490 

enzyme electrode 490 

enzyme immnunoassay 491 

enzyme labeling 489 

enzyme-liked immunosorbent assay 490 

enzyme linked immuncsensor 4%) 


enzyme linked immunoseneor of œ-fetoprotein 
929 

enzyme-linked immunosorbent assay 491 

enzyme radiochemical assay 490 

enzyme sensor 4&9 


EPN 799 
EPR 145 
EQCM 130 


equal energy synchronous Querescence method 
109 

equally accurate measurement 108 

equal variance 108 

equation of polarographic wave 378 

equilibrium constant of thermodynamic 
distribution Nemat 566 

equilibrium dialysis 530 

equilibrium exclusion theory 529 

equivalent electron circuit IHl 

equivalent position 110 

equivalent reflection 111 

equivalent sound level 111 

ERL 820 

error 708 

error of the first kind 118 

error of the second kind 118 

error propagation 708 

ESCA 326 

ESEEM 149 

ESE-ENDOR 149 

ESEM 340 

ESE 134 

ESR 147 

ESR dating 902 

ESR microscopy 903 

ESR tube 903 

ESR age 902 

ESR dosimetry 02 

essential trace element 25 

estimator of variance 195 


英文 索引 1037 


ETA 19 

ethylenediaminele-tragcetic acid 778 

eutrophication monitoring of waler body 639 

evaluate of aquatic product fresh 636 

evaluate of rice character H) 

Evans-diagram 774 

evaporation curve 830 

evaporative light-scattering detector 830) 

evolved gas analysis 782 

evolved pas detection 783 

Ewald sphere 186 

exact determination of atomic mass 812 

exact Mass Measurement 416 

EXAFS 442 

examination af genetically modified organisme 
foods 865 

exchange interaction 399 

exchange narrowing 398 

exchangeable ion 430 

exchange capacily 398 

exchange capacity of resin 623 

exchange current density 398 

excimer 376 

excimer laser 866 

exciplex 376 

excitation 367 

excitation light source 368 

excitation pelential 367 

excitation spectrum 368 

excited state 368 

exclusion limit molecular weight 522 

exclusion TLC 523 

exclusion volume 322 

exclusive correlation spectroscopy 864 

exhausting chemiluminescence sensor 736 

exo receptor 688 

exothermic peak 197 

exotoxin 685 

expanding bed chromatography 524 


expectation value 537 

expected variance 537 

experimental index 615 

expert system 864 

expert system of gas chromatography 443 

expiration date of reference material 34 

exponential filter 842 

exponential flow 842 

exponential growth 842 

extended X-ray absorption dine structure 
442 

extemal heavy aiom effect 683 

extemal lock 688 

external standard method 688 

extinction 736 

exlinction contrast 736 

extra-column effect 863 

extractable acids 430 

extractant 88 

exiraction-catalytical kinetic spectrophotometry 
87 

extraction chromatography 89 

extraction distribution coefficient 87 

extraction equilibrium constant 88 

extraction fluatation 88 

extraction-inhihition kinetic spectrophotometzy 
a9 

extraction of inorganic covalent compound 
704 

extraction of ion-association complexes 450 

extraction of solvate 575 

extraction reciification in presence of galt 
385 

extraction spectrophotametric method 88 

extract of esters by chloroform-reethanel 
836 

extraneous residue limit 820 

extremum value 380 
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Fab 428 

FAB 440 

Fabry-Perot interferometer 182 

factor 783 

g-factor 905 

factor analysis 784 

faclor analysis spectrophotometry 784 

factor effect 783 

faciors interaction 783 

Fajans method 183 

Faradaic current 183 

Faradaic demodulation current 183 

Fanuaic rectification current 183 

Faraday balance 183 

Faraday rotation 183 

Faraday constant 183 

faraday cup 183 

Faraday impedance 183 

Faraday's law 183 

far infrared beam-splitter 815 

far infrared detector 816 

far infrared region 816 

far infrared source B16 

far infrared spectroscupy 815 

fast analyais 439 

fasl atom bombardment 440 

fast atom bombariment mass spectrometry 
440 

fast atom bombardment source 440 

fast atom gun 440 

fasl particle bombardment 439 

fat iodine value 794 

F-centered Lattice: 494 

FD 59 

feeble magnetism $81 

feedstuff analysis 647 

Fehling reagent 211 

Feligett advantage 211 


Fenske equation 22) 

Fermat principle 212 

Fermi contact hyperdine interaction 212 
Fermi level 213 

Fermi resonance 212 

ferrimagnetism 759 

ferritin assay 754 

ferromagnetic resonance 666 
ferromagnetism 667 

ferrous line group 667 

fertilizer analysis 211 

FFF 59 

FFR 703 

FFT 448 

FOC 272 

FL 60 

FIA 224; 470; 494 

fiber-optical sensor 275 

Fick's first law 903 

Fick’s second law 903 

fictitious field 745 

FID 549; 879 

field analysis and monitoring 722 
field and/or biological monitoring 770 
field broadening 60 

field desorption 59 

field effect transistor based biosensor 60) 
field emission electron microscopy 58 
field emission electron source 58 
field emission micruscope 58 

field flow fraction 59 

field-flow fractionation 60 

field-iree region 703 

field ionization 60 

field ion microscopy 59 

field methods 722 

field of vision 615 

filament pyrolyzer 568 

Filled zero technique 664 
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film method 13 

filtering of analytical signal 223 
filwation 299 

FIM 59 

fine structure 416 

fingerprint figures of thermounalysis 565 
fingerprint region 842 

fire assay 356 

firefly fluorescein 792 

first level ionic line 774 

first level ionization 774 

first messenger 118 

first order coupling spectrum 774 

FITC 781 

fixed factor 269 

fixer solution 152 

flame atomic absorption spectroscopy 358 
flame atomization 358 

fame background 357 

Name burning velocity 358 

fame emission spectcum 357 

Name ionization detector 549 

flame photometer 357 

flame photumetric detector 357 

flame photosource 358 

flame reaction 763 

flame spectrophoiometry 357 

fashhack 350 

Mashing point 598 

flat cell 26 

flavonoid 346 

flaveur enhancers 824 

Qoatution by precipitation adsorption 68 
flooded zane 783 

flotation 236 

flotation method 236 

Kotation spectrohpetometry 236 

flow injection analysis 470 

flow injertion-atomic absorption spectrometry 


471 

flow method 469 

flow spoiler 562 

flaw analysis 469 

flow cell 469; 472 

flowcells 470 

flow cells technique 469 

flow chart 469 

Dow lagam 469 

flow injection analysis gradient techniques 
471 

flow injection chemiuminescence 
measurement 47] 

flow injection-reneweble surface technique 
471 

flow injection-spectrophetometry 470 

flow rate B19 

flew reversal FIA 506 

flow-through cell 470 

fluorene 707 

fluo 788 


fluorescein 791 


fluorescein isothiocyanate 781 
fluorescence 787 

Muorescence amine derivation 788 
fluorescence chromatography 791 
fluorescence depolarization 791 
fluorescence derivatization 792 
fluorescence detector 790 
fluorescence intensity 79] 
fluorescence polarization 790 
fluorescence polarization immunoassay 79] 
fluorescence probe 792 

fluorescence quencher 789 
fluorescence quenching 789 
fluorescence quenching analysis 789 
fluorescence spectrum 790 
fluorescent antibody technique 790 
fluorescent thin layer plate 788 
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fluorescent treponemal antibocly absorption 
leat 790 

fluorescent yield 788 

fluorimetzy 789 

fluorine ion-selective clectrode 235 

fluoroimmunoassay 494 

fluorometry 789 

fluoroscopy 926 

flux stahilizer Rl 

foam floatation 523 

focal length 402 

focused electron diffraction 351 

focusing equation of concave grating 3 

focus lens 421 

fog 709 . 

fog density 709 

fold-over corrected spin echo correlation 
spectroscopy two dimensional J resolved 
spectrum 904 

foldover of peak 535 

following reaction 323 

food additive analysis 614 

food factor 614 

food preservative analysis 613 

foodstuff component analysis 464 

footprinting 885 

forbidden Jine 412 

forbidden iransition 412 

formna! potential 615 

formation constant of coordination compound 
524 

formation function 743 

form of chari expression about two- 
dimensional spectra 178 

formol titration method 387 

forward scattering 544 

foul odor analysis method 172 

four circle dilffaciometer 646 

four circle goninmeter 646 


Fourier transformation electron spin resonance 
240 

Fourier transform infrared photoacoustic 
spectroscopy 242 

Fourier transform infrared spectrometer 241 

Fourier-transiorm ian cyclotron resonance 
mass spectrometer 243 

Fourier transform Raman spectrometer 242 

FPR 439 

FPD 357 

FPTA 791 

fractional distillation 415 

fractional choaillation effect 219 

fractanal precipitation 214 

fractiqnation 219 

fractionation column 219 

fraction collector 473 

fragment antigen binding 428 

fragment ion 653 

Frank-Condon principle 4 

Fraumholfer line 234 

free precession signal 880 

free corrosion potential &7! 

Free Induction Decay 879 

free solution capillary electrophoresia 880 

freezing way 448 

Fremy's salt 211 

frequency domain signal and time domain 
signal 529 

frequency shift of scattering 590 

Fresnel diffraction 210 

Friedel's law 211 

fritted glass 163 

frontal chromatography 787 

frontal chromatogra-phy $45 

FTA-ABS 790 

FY-ESR 240 

FT-ICR 243 

FT-Raman 242 
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fuel cell 561 

fuel-lean flame 529 

fuel-rich flame 243 

fugacity 783 

fullerene 243 

full identification of pesticide 517 

full matrix least-squares refinement $57 

full width at half maximum 231 

fumonisins 235 

fumy plume opaque determination 759 

functional group 264 

functional group chromatogram 272 

functional group retention index 272 

functionality evaluate analysis of cosmetics 
334 

function group 272 

function group frequencies 272 

fundamental frequency band 361 

funnel 473 

fusion 577 

fuzzy clustering analyais 495 

fuzzy cluster-partial lensi squares regression 
spectrophatometry = 496 

fuzzy comprehensive evaluation 496 

fuzry information 496 

fuzzy pattern recognition 496 

fuzzy probability 495 

Ry value 23 

FWHM 231 


G 
Galvanic cell 244 


galvanic comoaion = 134 

galvanic series 134 

g-anisotropy 905 

GAP 464 

GAs TT? 

gas amplification 539 

gas analysis in metals 4lü 

gas chromatograph-mass spectrometer 543 


gas chromatography 541; 542 

gas chromatography-Fourier tranaform infrared 
spectrometer 541 

gas chromatography-mass spectrometer 543 

gas density balance detector 540 

gas diffusion unit 540 

gas infrared spectrograph 539 

gas-ionization detector 539 

gas-liquid chromatagraphy 543 

gas-phase chemiluminescence 541 

gas-sensing electrodea 540 

gas-sclid chromatography 538 

Gated decoupling 491 

Gauss distribution 255 

Gaussian line shape 255 

Gausameter 255 

GC 541 

GC-FTIR 541 

GC-HS 150 

GC-MS 543; 838 

GD-MS 348 

GDO-ES 348 

GDX 252 

Geiger counter 245 

gel chromatograph 508 

gel chromatography 508 

gel column 509 

gel filation chromatography 508 

gel inner volume 508 

gel interstitial volume 509 

gel permeation chromatography 508 

gel resin 508 

GEMS 558 

gene 364 

gene diagnosis 365 

gene manipulation techniques 364 

gene poo] = 365 

genetic algorithms 777 

genetic engineering 777 
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genome 365 

geochemical prospecting sample 324 

geometoc: mean 382 

geometrics siandanl deviation 381 

Gerber method 245 

GFC 4508 

GH 606 

ghost peak 388 

GL $4] 

glass beads support 42 

glass electrodes 42 

glass membrane electrode 42 

glass tranaition temperature 42 

glassy solvent 42 

glazing 802 

GLO 543 

glide plane 323 

global environment monitoring 558 

global environment monitoring system $58 

ginssiness 292 

glow curve 348 

glow discharge detector 348 

glow discharge mass spectrometry 348 

glow discharge optical emission spectrometry 
348 

glow source 348 

glucosan gel $33 

glucose oxidase-peroxidase method 534 

giucose sensor 534 

glutamic-pyruvic transaminase sensor 26% 

glycogen staining method 658 

GOESY 662 

GOF 774 

Golay column 260 

Golay equation 260 

gol! cut method 345 

gold electrode 409 

gold evaporation 39 

goniometer 52: 866 


goniometer head 52 

Gooch crucibles 267 

good agricultural practice 464 

goodness of ft 505; 774 

goodness of fit lest 506 

GPC 508 

GFT 268 

gradation and pattern of environmental species 
analysis 34] 

gradient calibration 662 

gradiem dilution 661 

gradient elution 66i 

gradient elution device 661 

gradient enhanced NOE spectroscopy 662 

gradient liquid chr-omatography 662 

gradient scanning 661 

gradient titration 66] 

Crant-Paul empirical formula 906 

graphite atomic absorption spectrometry 610 

graphite tube coated with refractory metal 
carbide 502 

graphite cup electrode 609 

graphite tube bumer 274 

graphitized carbon black 610 

grating efficiency 289 

grating equation 288 

gating equation of concave grating 3 

erating infrared spectrometer 289 

grating spectrograph 289 

gravimeter bottle 24 

gravimetric analysis 857 

green fool 474 

grey analytical system 347 

Grimm glow discharge source 260 

gross emor 299 

ground stae = 361 

gmundwater contamination of peslicide 514 

group agglutination reaction 886 


group frequency 363 


RNG] 1043 


group reagent 886 

growth factor 607 

growth hormone 606 

@rowth regulating substance growth regulator 
606 


Crubhs' test 261 
GSC 538 
g-tensor 905 
guard column 14 
guest 432 


guideline level 84] 
Guoy balance 268 


gyTomagnelic ratio 83 
H 


haemoglobin 753 

Hahn echo 300 

half band width 9 

half celi 8 

half-field transition 7 

half-lethal dose 10 

half-life 10 

half-life of pesticide residue 51] 

half-peak potential & 

half-wave potential 7 

halogenated hydrocarbon monitoring methods 
474 

hapten 9 

hard gel 793 

Harker section 300 

Hartley's tesi 300 

Hartman diaphragm 301 

Hartmann-Hahn matching condition 906 

HCL 435 

HD-COSY 672 

headspace gas chromatography 150 

heat-flux differential scanning calorimetry 
567 

heating spray chamber 385 

heating curve 602 


heating-rate curve 602 

heat lens absorbance detection 368 

heal lens detection of intersect laser-induced 
731 

heavy atom effect 857 

heavy atom method 8357 

heavy atom quenching 857 

HEED 253 

height equivalent to a theoretical plate 458 

HEISS 253 

helium ionization detector 302 

hemagglutination 754 

hemagglutination inhibition 754 

hematoxylin-eosin staining 647 

hemolysin 576 

hemolytic test 576 

heparin 250 

Hersch cell detector 312 

heterocedasticity 204 

heterogeneous kineties 781 

Heteronuclear chemical shift correlated 
spectroscopy 779 

heteronuclear correlation spectroscopy via long 
range coupling 814 

heteronuclear lock 780 

heteronuclear Overhauser effect spectroscopy 
780 

heteronuclear relayed coherence tranafer 
apectruscopy 779 

heteronuciear spin echo J modulation 780 

heteronuctear total correlation spectroscopy 
730 

Heteronuclear two dimensional J resolved 
spectroscopy 180 

heterophase chemiluminescence 781 

HETP 458 

hexagonal system 473 

hezamethyl disiloxane 473 

HG 348 
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HG-AAS 549 

HG-AFS 549 

high frequency electron spin resonance 254 

high performance liquid chromatograph- 
electron spin resonance-mass spectrometer 
257 

high performance liquid chromatograph- 
eleclron spinresonance 257 

high-energy collision 254 

high energy electron diffraction 253 

high energy ion scatlering spectroscopy 253 

high frequency spark source 254 

high frequency timation 254 

high intensity hollow cathode lamp 255 

highly repetitive sequence 252 

high-pass filter 256 

high-performance capillary electrophoresis 
256 

high performance column 257 

high performance liquid chromatography 
256 

high performance liquid chromatography- 
Fourier transform infrared spectrometry 
257 

high performance liquid chromatography- 
nuclear magnetic resonance spectroscopy 
257 

high pressure cell 258 

high pressure diamond cell 259 

high pressure differential thermal analysis 
258 

high pressure flow cell technique 259 

high preseure Fourier transform infrared 
spectroscopy 241 

high-pressure gradient 260 

high pressure liquid chromatography 260 

high pressure pump 259 

high pressure spectra 258 

high resolution image 252 


high resolution mass spectrometer 252 

high-speed chromatography 439 

high speed counter-current chromatography 
255 

high temperature ashing 256 

high temperature gel chromatography 256 

high-temperature pyrolysis deactivation with 
polysilexane 421 

high temperature silanizing deactivation 256 

high velocity thermal field Dow fraction 255 

high voltage alternating current are 259 

high voltage spark source 258 

high voltage TEM 258 

Hill plot 906 

hippuric acid test 479 

histocompatibility test 886 

histogram 837 

HMBC 907 

HMDSG 473 

HMG 672 

HMOQC 393 

HOESY 780 

HOHAHA 672 

hollow cathode lamp 435 

hotlow fiber suppressor 854 

hollow optical fibre 435 

holographic grating 559 

Holizmark broadening 359 

HOM 484 

homogeneity of reference material 35 

homogeneity spoil pulse 425 

homogeneity test of reference material 35 

homogeneous broadening ESR 425 

homogeneous chemical reaction 424 

homogeneous design of experiment 425 

homogeneous extraction 424 

homogeneous nuclealion 424 


homogeneous phase flame chemiluminescence 


425 
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homonuclear decoupling chemical shift 
correlated spectroscopy 672 

Homonuctear gated decoupling 672 

Homonuclear Hartmann-Hakn experiment 
672 

homonuclear luck 672 

homonuclear phase sensitive chemical shift 
correlated specLroseopy 672 

homonuclear spin echo f modulation 673 

homonuclear Iwo dimensional chemical shift 
correlation spectrum 67l 

Homonuclear two dimensional J resolved 
apectruscopy 179 

herizon-symmetric plane grating mounting 
638 

hormone RIA 376 

host 860 

hoat-guest complex 860 

HP/’FTIR 241 

HPIC 256 

HPLC/ESR 257 

HPLC-ESR-MS 257 

HPLC-FTIR 257 

H-point standard addition method 906 

HR-MS 252 


HRS 64 
HSCCC 255 
HSQC 392 


human chonenic gonadotropin sensor 578 

humectants 637 

hydragel 638 

hydride generation 548 

hydride generatiun-atomic absorption 
spectrometry 549 

hydride generatinn-aiomic fluorescence 
spectrometry 349 

hydride generator 549 

hydrocarbon vapor morutering method 668 

hydrodynamic: screening 472 


hydrodynamic volume 472 

hydmgen bond and its chemical shift 550 

hydmgen bound interaction force "549 

hydrogen electrode 548 

hydrogen lamp 548 

hydrolysis 637 

hydrophobic interaction chromatography 622 

hydrostatic pressure injection 472 

hydroxyl group frequencies 546 

hyperchromism 824 

hypercenjugation 63 

hyperfine coupling mechaniem 63 

hyperfine stracture 63 

hyperfine subievel correlation spectroscopy , 
HYSCORE 64 

hyperfine tensor 64 

hyper-Raman scattering 64 

hyper-Hayleigh scattering 66 

hypechromism 394 

hypothesis teat 388 


IC 454; 501 

ICE 453 

ICP 124 

ICF 124 

ICP-MS 125 

ICT 227 

IDy 251 

ideal nonpolarized electrode 459 

ideal polarized electrode 459 

identification of geometry isomer 382 

identification of masterbatch 499 

identification of natural latex 663 

identification of natural rubber 664 

identification of soluble mimeograph ink 
646 

identification of synthetic rubber 303 

IEC 452 

EF 108 
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IEP ity? 

TEXRF 675 

IFS 457 

ig 493 

[GC 185 

ignition temperature 858 

EC 456 

IKES 450 

Tlkovie equation Ilkevie 907 

illuminance $26 

illuminating system 826 

image aberration 680 

image of adsorption current 712 

image of transmission electron 679 

image plate 793 

image point 735 

image treatment 680 

image XPS 70 

IMFP 207 

immobilized enzyme 268 

immune 492 

immunity analysis of capillary electrophoresis 
487 

immunity electrode 493 

immunoaffinity chromatography 493 

immunoenzymatic technique 493 

immunoflucrescence 494 

immunogen 494 

immunoglobulin 493 

immunolabelling technique 492 

immunoradiometric assay 493 

immunosensor 492 

impact bead 866 

improyed Neubauer counting chamber 244 

impulse glow discharge 481 

impurity analysis by spark source 356 

in silu concentration sampling &04 

in vivo electron spin resonance 354 


INAA 775 


INADEQUATE 663 

inclusion constant 11 

inclusion reaction H 

inclusion assay 386 

incoherent scattering 210 

incredible natural abundance double quantum 
transfer experiment 663 

indexing 841 

index of routine analysis far atmospheric. 
pollution $1 

index of routine analysis for water pollution 
639 

indicate phyten in environmental organism 
monilorng 341 

indicator organism for aimespheric pollution 
93 i 

indicators 841 

indicator transition point 842 

indirect atomic absorption spectrometry 390) 

indirect detection 389 

indirect fluorescence detection 390 

indirect fluorescence method 390 

indirect fluorescent antibody technique 390 

indirect hemagglutination 389 

indirect method of measurement 389 

indirect photometric chromatography 389 

indirect photometric ion chromatography 
389 

indirect spectrophaiometry 389 

indirect ultraviolet detection 391 

individual 261 

indole 785 

indole test 786 

indophenol blue calorimetry 150 

indophenoi titration method 149 

INDOR 307 

induced bioluminescence 801 

induced-fit 80 

inducing interaction force 800 
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inductive effect 801 

inductively coupled plasma ionization source 
124 

inductively coupled plasma-mass spectrometer 
125 

inductively couple plasma 124 

. inductive reaction 800 

industrial chromatograph 263 

industrial chromatography 263 

inelastic collision 207 

inelastic mean free path 207 

inelastic scattering 207; 208 

INEPT 45 

information 742 

informational macromolecules 742 

information conlent 742 

information value of reference material 34 

infrared absorption band 321 

infrared absorption cell 321 

infrared absorption intensity 321 

infrared analytical instruments 318 

infrared beam condenser 319 

infrared detecinr 320 

infrared dichroism 316 

infrared emission spectroscopy 317 

infrared interference pattem 348 

infrared microscope 323 

infrared polarization spectrum 320 

infrared polarizer 320 

infrared solvent 320 

infrared soume 319 

infrared spectroelectrochemistry 318 

infrared spectrophatometer 317 

318; 319 

infrared spectrum analysis 320 

infrared apectrum remote-sensing analysis 
319 

infrared wave band 316 

infrared window material 316 


infrared spectroscopy 


inhibinon discoloring spectrophotometry 78] 

inhibition kinetic-spectrophatemetry 885 

inhibitory quotient 781 

inhomogeneous broadening 205 

initiation code 537 

injection valve 411 

injection volume 861 

injector 412 

in-line sampling by fow injection 471 

in-line analysis 723 

inorganic anion exchanger 705 

inorganic coprecipitant 704 

inorganic ion exchanger 705 

inorganic ion qualitative detection 704 

inorganic mass spectrometry 705 

inorganic materials adsorbing combination 
704 

INS 457 

insensitive nuclear enhanced by polarization 
transfer 45 

insert Dewar bottle 53 

inside gradient 501 

in aitu analysis 804 

in situ hybridization 804 

in-source decay 814 

in-source fragmentation 814 

instability constant 46 

instantaneous current 643 

mstantancous rate of flow 643 

instrumental analysis 775 

instrumental error 775 

instrumental neutron activation analyaia 775 

instruments for scattering analysis 590 

insulin 776 

insulin receptor 776 

integral property detector 831 

integral spectroscopy 839 

integrated absorption coefficiem 359 

integrated microconduits 381 
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integrating detector 360 

integrator 359 

intensity of absorption line 811 

intensity of magnetization 8&0 

intensity of spectral ine 535 

interaction between light and substance 292 


interaction force between molecules 226 


intercept 407 
interelement effect L9 
interface 409 


interface analysis 409 

interfacia] potential 409 

interference effect 247 

interference elements 247 

interference filter 247 

interference modulated spectrometer 248 

interference of light 275 

interference of multi beams 162 

interferogram 248 

interferometer 248 

interferon 246 

intermittency effect 157 

intermolecular hydrogen bond 226; 227 

intemal carbon referencing 656 

intemal conversion S01 

internal heavy atom effect 501 

intemal lock 50] 

internal standard 504) 

intemal standard element 50H 

internal standard line 401 

intemal standard method 500 

intemationsal system of units 296 

international union of pure and applied 
chemistry 296 

intemuclear coupling 307 

internuclear dipole-dipole interaction 307 

internuclear double resonance 307 

interrupted are 156 

interrupted-elution chromatography 389 


intersystem emasing 716 

intra-laboratory duplicates 613 

intramolecular charge transfer 227 

intrinsic viscosity 272; 660 

INVERSE experiment 192 

inverse gaa chrometography 185 

inverse gated decoupling 185 

inverse isotope dilution method 188 

inverse Raman effect 506 

inverse Haman scattering 185 

inversion center 157 

inversion recovery 192 

Inversion Recovery method 193 

Inversion Recovery Spin Echo 192 

in vitro 355 

in vitro activation analysia 449 

in vitro competitive tadiogssay 662 

in vivo 615 

in vivo activation analysia 355 

iodine staining 12 

iodine value 121 

imdometric titration 121 

iodometry 115 

jon chromatography 454 

ion exchange site 452 

ion-association complexes 449 

ion-association exiraction 449 

ion beam 455 

ion beam analysis 455 

ion channel 455 

jonchannel switching immunosensor 456 

ion chromatograph 455 

ion cyclotron resonance mass analyzer 450 

ion detector 451 

ion exchange capillary electrokinetic 
chromatography 451 

ion exchange chromatography 452 

ion exchange column 452 


ion-exchange electrokinetic chromatography 
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451 
ion-exchange membrane 452 
ion exchanger 451! 
ion-exchange resin 452 
ion exchange resin apectsophotometry 452 
ion-exchange seperation 45] 
ion exclusion chromatography 453 
ton floatation method 450 
ion gas laser 454 
ion gun 454 
ionic fluorescence spectrometry 457 
jonic mobility 455 
ionic product of water 636 
ionic strength 454 
ion interaction chromatography 456 
ion interaction model 456 
ionization 133 
ionization suppressor [34 
ionization buffer 133 
ionization by electron beam 144 
ionization chamber {34 
ionization cross section detector 133 
ionization energy 134 
ionization interference 133 
ionization potential £33 
ionizing cel 134 
ion kinetic energy spectrum 450 
jon line 453 
ion neutralization apectroscopy 457 
ionophore 457 
ion pair chromatography 450 
ion pair formation model 450 
ion-pairing probes detection 440 
ion pair reagem 450 
ion probe micro analysia 455 
ien scattering spectroscopy 454 
ion-selective electrodes 457 
ion-selective field-effect transistor 456 


jen source 437 


jon spray 453 

ion sputtering 45] 

ion suppression chromatography 457 
ion thinner 451 

ion ap 453 

ion trap mass spectrameter 453 
Ip 793 

IPC 456 

IQ 781 

IRMA 493 

irreversible polarographic wave 45 
IRS 185 


IRSE 192 
iC 457 
EISFET 456 


iscabaoption point 110 

isoabaoption point-epectrophotametry 110 

isobaric masa-change determination iii 

isocratic elution 108 

isoelectric focusing 108 

isoeleciric point 107 

isoenzyme 671 

isolation medium 216 

isomorphous compounds 446 

isomorphous replacement 446 

isomorphous replacement method 673 

isctachophoresis 487 

isotachophoresis injection-coupled with 
capillary zone eiectrophoresis 110 

isotope 674 

isotope analysis 675 

isotope dilution 676 

isatope effect 676 

isotope excited X-ray fluorescence 
spectrometry 675 

isotope geochronology 674 

isotope ion 675 

isotope mass spectrometry 676 

isotope replacement mothod 675 
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isotopes broadening 674 

isctope seperation 674 

isotope spectrum line 675 
isotope tracer 675 

isotopically labelled ion 674 
isotropic hyperfine coupling constant 262 
isotropic thermal parameters 262 
SP 453 

ISS 454 

ITMS 453 

IUPAC 296 


J 


Jablonski diagram 908 

Jablonski scheme 908 

jellyfish luminescent protein 637 

JMPR 513 

joint meetings of the FAO panel of experts on 
pesticide residues and the environment and 
the WHO expert group on pesticide 
residues 513 

joule heating 402 


K 


K absorption band 911 

Kalman filter spectrophotametry 426 
Kari Fischer titration method 426 
Karplus relationship 908 

& 736 

KER £53 

Kieldahls method 426 

Kikuchi line 419 

kinematic viscosity 818 

kinetic colorimetry 152 

kinetic current 152 

kinetic energy release 153 
kinetics of electrode proceas 131 
kinetic spectrophotometry 152 
Kivelson equation 909 

Kjeldahi" s autosystem for nitrogen 


determinaion 870) 
Kjeldahl analysis 909 
Kjeldahl flask 909 
klysiren 648 
Knight shift 910 
knitted reactor 26 
Kramers-Kyronig transform 910 


Kramers‘theorem 910 


K, 115 
Kubelka-Munk transform 910 
K, 636 

L 
LA 579 


labelled compound 29 

labelled fertilizer 28 

labelled pesticide 29 

labelling 28 

laboratory frume of reference 749 

LALES 738 

Lamber-Beer law 445 

laminar flame 53 

laminar flow bummer 53 

Langmuir adsorption isotherm 444 

large ring compound chromatography 90 

lariat molecule 659 

Larmor precession of nuclear magnetic 
moment 305 

laser 368; 372 

laser and light heat detector 369 

laser ablation 373; 374 

laser ablation-resenance ionization 
spectroscopy 373 

laser chromatography 372 

Jaser desoyption ionization source 370 

laser desorption MS 370 

laser enhanced ionization 375 

laser enhanced ionization spectrometry 375 

laser enhanced ionization spectroscopy 375 

laser excited atomic fluorescence spectrometry 
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gst 


370 

laser-induced alomic fluorescence spectra 
375 

laser-induced! atomic fluorescence 
spectrometry 375 

laser-induced fluorescence 374 

Jaser-induced fluorescence detector 375 

laser induced pholocaustic spectroscopy 374 

laser ionization spectroscopy 368 

laser micro-probe atomic emission 
spectrometry 374 

laser micro-probe emission spectrometry 
373 

laser micro-probe source 373 

laser micrẹ-probe spectrochemical analysis 
373 

laser photoacoustic spectrometry 370 

laser Photoacoustic spectroscopy 369 

laser photothermal deflection spectroscopy 
39g 

laser photothermal diffraction apectrometry 
369 

laser photothermal refraction spectrometry 
369 

laser photothermal spectroscopy 368 

laser pyrolyzer 371 

laser Raman microprobe 371 

laser Raman spectrometry 370 

laser-reduced capillary vibration detection 
374 

laser Tesonant ionization spectrum 368 

laser spectroelectrachemistry 368 

laser telemetering 374 

laser thermal lena spectroscopy 372 

laser thermal lens spectrum 372 

laser time-resolved fluorescence spectroscopy 
373 

latent image 545 

latex-agglomeruted ion exchanger 579 


latex agglutination test 579 
lattice defect 413 

lattice image 413 

lattice resolution 413 
lattice vibration 413 

Laue equation 445 

Laue photography 446 
Lane symmetry group 446 
layer dislocation 53 
LO-FTIR 772 

LEC/MS 773 

LC-MS 772; 773 
LC-NMR 257 

LD 370; 850 

LDL 112 

LDMS 370 

leaching of pesticide in aoil 516 
leaching process 412 


lead and cadmium release from ceramics 


658 
leading peak 545 
LEAFS 370 
least significant difference 891 
least square estimation 890 
least square fitting 890 
LED 181 
LEED 112 
legal unit of measurement 182 
LEISS 112 
lens 678 
lethal dose 850 
level cross mechanism 502 
leveling effect 444 
leveling solvents 444 
level of factor 783 
level of significance 722 
Lewis complex 474 
LGR 343 
lichen indicator for pollution 118 
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lifetime 619 

lifetime broadening 620 

ligand exchange chromatography 524 
light and dark filed image 761 

light beam 290 

light beam focalizing accessories 290 
light emitting diode 181 

light exposure 17 

light-gathering power 381 

light intensily 287 

light mixing 292 

light seattering 288 

light scattering detector 288 

light source 292 

limited vacuum 380 

limiting adsorption current 380 
limiting catalytic current 379 
limiting current 379 

limiting kinetic current 379 

limiting migration current 380 
Lindeman Adams empirical formula 911 
linear prediction method 725 

linear absorption coefficient 725 
linear dispersion 723 

linear gel chromatographic column 725 
linear gradient 725 

linear inner interpolation 724 

linear laser spectroscopy 724 

linear polarized light 723 

linear range 724 

linear regression 724 

linear sweep oscillopolarngraphy 725 
linear sweep voltammetry 725 

linear velocity 723 

line-enhanced method 724 

line shape analysis 724 

line shape of ESR 902 

line shape of NMR 913 

line spectrum 726 


linewidth alteration 722 
line width of NMR NMR 913 
linked sean 463 

lipid dilayer 836 

liposome 837 

liposome luminescence 837 
liquid cells 77t 

liquid chromatography 772 


iquid chromatography -mass spectrometer 
T72; 773 

liquid chromatography-mass spectrometry 
772 

liquid core optical fiber 773 

liquid crystal stationary phase Ti 

liquid film separation 771 

liquid high resolution NME 771 

liquid ion exchanger 771 

liquid junction potential 772 

liquid-liquid chromatography 773 

liquid-liquid extraction in hig temperature 

256 


liquid phase chemluminescence 772 
liquid phase loading 772 


liquid-solid chromatography 771 
Li-TCNQ 646 

lithium tetracyanoquinodimethane 646 
Littrow mounting 459; 459 

local control 419 

local optimization 419 

located field of spin system 878 
locking the magnetic field to the 
LOD-ESEEM 884 

LOD-PESK 8&4 

Loefflers methylene blue stain 474 
logarithmic phase 158 

logarithnic normal distribution 158 


liquid-liquid partition chromatography 773 


liquid secondary ion mass spectrometry 771 
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Lomakin-Schiebe formula 476 
ongiludinal detected electron spin echo 
envelope modulation &84 
longitudinal detection-pulsed ESR 884 
858, 864 
longitudinal magnetization 884 
longitudinal mode 883 
longitudinal relaxation 883 


ongitudinal diffusion 


longitudinal relaxation time 883 

long range homo nuclear two dimensional 
chemical shift correlation spectrum £75 

long-range spin-spin coupling 825 

loop-gap tezonalor 343 

lophine 477 

Lorentz broadening 478 

Lorentz factar 478 

Lorentz-Gauss shape transformation filter 
478 

Lorentzian line shape 478 

low frequency ESR 113 

low-angle laser light scattering photometer 
738 

low capacity column 113 

low density lipoprotein 112 

low-energy collision 112 

low energy electron diffraction t12 

low energy ion scatlering spectroscopy 112 

low energy loss scanning electron microprobe 
1t2 

iow load column 【IT 

low-pass filter 113 

low-pressure gradient 115 

low-pressure liquid chromatography 1 £5 

low resolution mass spectrometer 111 

low-temperature atomization 114 

iow temperature chromatography 113 

low temperalure cinefaction 113 

low Lemperaiure fluorimetry = 114 

low-temperature Fourier transform infrared 


spectroscopy 241 
low temperature infrared spectra 113 
lew temperature phasphonmetry 113 
low voltage alternating current aw 114 
low voltage scanning electron micrascope 

H5 
low voltage spark photosource 114 
LR-MS 111 
LSIMS 773 
LTP 113 
luciferase 792 
Lacigenin 293 
Luggin capillary 474 
luminescence quantum yield 181 
luminescence analysia 181 
lumunescence spectrometer 181 
luminescent labeling reagent 181 
luminol 474 
luminous flux 290 
fuminous intensity 181 
L'vov platform 458 
LYSEM 115 
lyophilization 114 
lysogeny 577 
lysozyme 576 


mir B43 

MAA 225 

macaloid adhesive method 238 
MacKeynold’ s constant 480 

macro analysis 58 

macrocyclic polyamine 90 
macromolecular camer embedment 253 
macromolecular film adsorption 253 
macro-reticular packing material 90 
macro-reticular packing material 556 
macro-reticular resin 90 
macro-reticular silica gel 555 
macroscopic magnetization vector 322 


7054 ”英文 索引 


MAE 690 

magical angle 498 

magic angle spinning 499 

magnetic balance $U 

magnetic circular dichroic absorption 83 

magnetic optical roiation 84 

magnetic specifie heat 79 

magnetic conductivity permeability 105 

magnetic dipale 8&1 

Magnetic equivalent nuclei 79 

magnetic field deflection 79 

magnetic field scan 79 

magnetic Held system of NMR 914 

magnetic quantum number 81 

magnetic saturation 84 

magnetic sector spectrometer 599 

magnetizalion recovery rate 80 

magnetization trnsfer 81 

magnetization vector = 80 

magnification 197 

magnification of lens 678 

main effect 860 

min specification of NMR spectmmeter 
916 

make-up gas 698 


MALDI 366 
MALDI-TOF MS 366 
MALLS 163 
manual injector 616 
masking 763 


masking index 763 

mass absorption coefficient 846 

mass analyzed ion kinetic energy spectrum 
644 

mase atienuation coefficient 346 

mass chromatogram 846 

mass chromatography 846 

mass detector 846 

mass factor 846 


mass flow rate $45 

massive-clusier impact ionization 86 

Massmann high-temperature furnace 479 

mass number 846 

mass mange §44 

mast resolution 844 

mass scale $43 

mass spectrometer 847 

mass spectrometry 846 

mass spectromelry/ mass spectrometry 847 

mass spectrum 847 

mass thickness image 843 

mass-to-change ratio 843 

mass-transfer by convection 158 

mass-transfer by diffusion 442 

mass-transfer by migraien 135 

mass transfer processes T7 

mathematical statistics 625 

matrix 361 

matrix matching 362 

matrix modification 361 

matrix modifier 362 

matrix absorption and enhancement effects 
362 

niatrixnassisted laser desorption ionization 
366 

matrix assisted laser desorptionionization-tire. 
of flight mass ypectrometer 366 

matrix correction 362 

matrix effects 362 

malrix isclation technique 366 

matrix reference material 361 

matrix solid phase dispersion method 367 

Maxam~Gilbert chemical method 91] 

Maximum entropy method 888 

maximum power temperature program 837 

maximum absorplicn wavelength 888 

maximum membership principle 887 


maximum residue limit 887 
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maximum sampling frequency 887 
maximum soil filed capacity 683 
McAb 100 

MeConnell’s relation 911 


MCDA 83 
MCI 86 
MCIC 409 


MeLachlan approximation 912 
Melafferty rearrangement Melatterty 480 
MDSC 665 

mean 530 

mean of population 882 

mean of sample 768 

measurand 20 

measurement $3 

measurement ami test 33 
measurement of peak aren 232 
meat and meat product analysis 578 
meat products analysis 578 

median 854 

median effective concentration 800 
median effective doze 860 

median infection dose 9 

median letha! concentration 10) 
median lethal dose 9 

median tolerance limit 9 

megabore column 90 

melt index S78 

melting analysis 577 

MEM 8&8 

membership 460 

Membership function 460 
membrane elasticity 498 

membrane electrochemistry 497 
membrane extraction 497 
membrane inlet mass spectrometry 498 
membrane recepturm FER 

Membrane resislance 497 
membrane separation technique 497 


memory effect 383 

memory peak 383 

meniscus point 10 

mercury lamp 264 

merging zones technique 302 

metabolic inhibition teal 95 

metabolism of pesticide 514 

metal autoclave 409 

metal complex ion chromatography 409 

metal deposition 409 

metal indicator 410 

metal interaction chromatography 410 

metallic electrode 409 

metal oxides stationary phase 409 

metamagnetism 26 

metastable alom 759 

metastable ion 759 

metastable ion decay 759 

methodic error 195 

method of chamber electrade 615 

methed of cold vapor 448 

methed of companson 22 

method of control sample 438 

methed of conversion factor 345 

method of direct arc combustion 838 

method of energy divergence $04 

method of Hartman interpolation 301 

method of Harvey 30] 

method of least square 890 

method of measurement 33 

method of non-linear interpolation 209 

method of peak absorption measurement 
233 

method of rotating sector disk 749 

method of spectral line density comparison 
535 

method of three standard samples 585 

method of upright electrode 839 

method of weight coefficient 560 
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methods of environmental analysis 338 

method standard 195 

methylamalonic acid excretion test 387 

methyl red test 387 

metrological accreditation 382 

metrological management 382 

metrological supervision 382 

metrological verification 382 

metrological verification regulation 382 

Ml 578; 759 

MIC 891 

micellar liqui! chromatography 400 

micellar solubilization 40) 

micellar solubilization spectrophotometry 
401 

micellar thin layer chromatography 400 

micelles 400 

micelle-sensitized fow injection 
spectraphotometry 400 

micelle-sensitized Hlucrimetry 400 

micelle-sensitized kinetic photometry 400 

micelle stabilized room temperature 
phosphorimetry 401 

Michelson interfemmeter 480 

micro-adserption detector 696 

microamount flame atomic absorption 
spectroscopy 692 

microanalysis 694 

microbe electrode sensor 695 

microbe fuel cel] 696 

microbial sensor 695 

microbilogical assay 695 

microbore column 738 

microchannel plate detector 696 

microchemical method 693 

microchip electrophoresis 741 

micro-chrumalography 694 

micm-column 696 


micro-coulometric detector 693 


mitro diffraction 696 

microemulsion 694 

microemulsion electrokinetic chromatography 
694 

micro-high performance liquid chromatography 
696 

micro-membrane suppressor 694 

micro-packed column 696 

micropore method 693 

Micro-reticular resin 693 

microsample-injection 693 

microscopic analysis 721 

microscopic examination of animal feeds 
647 

microscopic Raman spectroscopy 721 

micn-spectraphotometer FHI 

micro structure analysis 721 

micr)-syringe 694 

micro topography analysis 721 

microwave bridge 691 

microwave frequeney 691 

microwave induced plasma atomic absorption 
spectrometry 692 

Microwave power 69} 

mucrowave-assisted extraction 690 

microwave digestion 691 

microwave extraction separation 690 

microwave induced plasma 691 

microwave induced plasma ato-mic emission 
spectrometer detector 69] 

MID 759 

middle diaphragm 853 

middle infrared beamsplitter 852 

middle infrared detector 852 

middie infrared region 853 

middle infrared source 952 

middle infrared spectroscopy 852 

middle lens 853 

middle-preasure liquid chromatography 855 


RRR) 1057 


Mie scattering 912 

migration current 543 

migration time 544 

MIKES 844 

milk products analysis 579 

Miller indices 413 

Millipore membrance filtration concentration 
method 693 

MIMS 498 

Rifiatunizalion af insipuments 775 

minimal inhibitory concentration 891 

minimum detectable concentration 890 

minimum detectable quantity #90 

minimum deviation angle 890 

minimum ignition energy 890 

minimum lethal dose 89] 

minimum residual method 889 


MIP-AAS 692 
MIP-AED 691 
MIR 160 


mimo  ik6 

mirror plane 418 

mismatch 89 

mspairing 89 

mislake eror 299 

mixed agglutination reaction 351 

mixed bed column 351 

mixed-bed ion exchange stationary phase 
35! 

mixed crystals 352 

mixed crystals coprecipitation 352 

mired indicator 35] 

mixed solvent 351 

mixed teucocyte reaction 351 

MLD 891 

MLEV-16 pulse sequence 912 

M, 625 

MnO marker 492 

mobile phase 470 


mode 856 

model method 497 

modified Auger parameter 744 

modified bilayer lipid membrane 744 

modified electrode 744 

modified sitnplex method 244 

modifie] Southgate method 921 

modified support 244 

modulated differential scanning calorimeter 
665 

了 modulation 908 

modulation amplitude 666 

modulation frequency 666 

Mohr method 498 

molar absorptivity 498 

molar conductance 498 

molar rotatory power 498 

molecular absorption 228 

molecular absorption spectroscopy 229 

molecular activation analysia 225 

molecular adserption 228 

molecular capsule 226 

molecular cleft 225 

molecular diffusion 226 

molecular dosimetry 225 

molecular electronics 224 

molecular gas laser 227 

molecular hinge 224 

molecular imprinting method 229 

molecular ion 226 

molecular light awitch 225 

molecular necklace 229 

molecular pump 224 

molecular recagnition 228 

molecular-related ion 731 

molecular replacement 230 

molecular scattering 228 

molecular self-assembling immobilization 
230 
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molecular self-assembly 230 

molecular sieve 228 

molecular sieve chromatography 228 

molecular tweezer 228 

molecular weight deteclur 227 

molecular weight distribution 227 

molecular weight of polymer 253 

Molisch text 913 

momenl ien matrix effect 643 

monitoring method of race residues 313 

monitoring of water pollution 642 

founochromati: light 100 

monochromator 101 

monoclinic sysiem 102 

monoclonal antibody 100 

monodiaperse aerosol generator 98 

monoisotopic masa = 101 

monomer fluorescence 10] 

Mooney viscosity 492 

MOR 84 

morn S91 

Moseleyé law 499 

motional narrowing 817 

mounting of Rowland circle 476 

movement of pesticides in sml 518 

moving range 777 

MQF-COSY I 

MRL 887 

MS B46 

MS/MS 78; 847 

MS-RTP 401 

multi-angle laser light scattering photometer 
163 

multi-channel scan = 161 

multidimensional chromatograph 166 

multidimensional chromatography 166 

multi-dimensional fluorescence spectra 166 

mauiti-dimensional NMR spectra 166 

roultielemen electrodeless discharge lamp 


167 

multielement hollow cathode lamp 167 

multi-funebonal group ion exchanger 161 

multilevel ionizalion 163 

multi-photon ionization 162 

multiple comparison 159 

multiple internal reflectance accessories 
160 

multiple isotope dilution method 166 

multiple linear regression spectrophotometry 
168 

multiple pulse experiments 164 

muluple-quantum coherence 164 

multiple-quantum filtered - COSY 
spectroacopy 164 

multple-quantum transition 164 

multiple scattering 160 

multiple solution method 159 

muhiple splitting 159 

multiplet 159; 160 

multiple-tube method 162 

multiple unit of measurement 19 

multiplication effect 197 

multiplicity 160 

multiplicity factor 160 

multiply deprotenated molecule 687 

multiply protonated molecule 848 

multipoint recognition 16] 

multi-reflect pool 160 

multi-residve analysis 159 

multivariate linear regression 168 

multi-wavelengtha spectrophotometry 158 

mutagenesis 850 

mutation 68) 

M, 856 

mycotoxin analysis 827 

Missbauer effect 500 


Missbauer spectroscopy 499 
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NAA &55 

nanoelectrde: 501 

nanoelectrospray 692 

$25 

national primary slandar! of measurement 
297 

nature linewidth 871 

Nd'*: WAG Laser 57 

NDE 707 

near infrared detector 411 

near-infrared Fourier transferm surface- 

410 


narrow particle size distnbution 


enhanced Kaman spectroscopy 
near infrared region 4] 1 
near infrared source 411 
near infrared spectroscopy 410 
nebulization chamber 708 
nebulizer 708 
needle penetration of petroleum bitumens 
óll 
negative correlation 238 
negative jon 238 
negative ion chemical ionization 238 
negative Peak 185 
negligible residue 430 
nephelometer 591; S67 
Nems equation 505 
Nemat's distribution law 505 
Neasler’s colorimetric method 502 
417 
417 


nel Faradaic current 
net retention volume 
neurotransmiter 601 
854 
neutral fragment loss scanning 854 


neutral flame 


neutral phosphate extraction 854 
neutron activation analysis 855 
neutron source 855 

neutmphil 854 

NHE (SHE) 33 


NH, gas-sensing electrode Z2 

NH-N 1 

NIC] 238 

njgrometer 313 

ninhydrin reaction 786 

NIR sii 

NIR-FT-SERS 410 

nitrate nitmgen 737 

Nitrite-nitrogen 759 

nitroblue tetrazolium day test for neutrophil 
8S4 

nitrogen-phosphorns detector 104 

nitrous oxide-acetylene flame 766 

NMI 303 

NMR 303 

NMR absolute sensitivity for detected of 
nuclei 19 

NMR probe-head 915 

NMR relative sensitivity for detected nuclei 
19 

NMR time scale 

NOE 308 

NOESY 177 

noise $23 

noise monitoring $823 


916 


noise pollution monitoring 823 
nominal wavelength 172 

NO, -N 759 

non-absorption line 208 
hon-adsorptive support 208 
non-aqua-sysiem gel column 267 
nonaqueous phase chromatography 207 
nonaqueous titration 207 
non-complete decoupling 46 
non-destructive detector 206 
nondestructive examination 707 
nom—lispersion atomic fluorometer 206 
nondispersive X-ray absorption analysis 
nonfaradaic current 204 


1059 


206 
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non-gel capillary electraphoresis 706 

non-linear adsorption isotherm 209 

non-linear chromatography 209 

non-linearity splil steam 208 

nonlinear laser spectwscopy 208 

nonlinear aplics 208 

non-linear Raman effect 209 

non-linear Kaman spectruscapy 209 

nonlinear regression 208 

non-metal ion sensor 205 

non-Nematian behavior 206 

non-polar bended phase 205 

nonpolarizable elecirode 45 

non-polar siationary phase 205 

non-porous monodisperse packing 706 

nouprimitive lattice 238 

non-radiative transition 204 

non-radioactive eleclun capture detector 
704 

non-resonance atomic fluorescence 204 

non-selective pulse for excitation 210 

non-specific absorplion 208 

nonsup-pressed conductance detection 210 

non-suppreased ion chromatography 210 

nonthermal type atomizer 206 

nontolerance 46 

normal Zeeman effect 832 

normal analytical zene 832 

normal distribution 834 

normal glucose tolerance $32 

normality test 835 

normalization method 294 

normalized structure factor 295 

normal line 680 

normal phase high performance liquid 
chromatography 835 

normal phase ion-pair chromatography 835 

normal probability paper 835 

normal pulse polarography S8 


normal (standard) hydrogen electrode 33 

normal vibration 394 

normative document 34 

notion and classification of nuclear spin 
system 312 

NPD 104 

NP-HPLC 835 

NPP 58 

NOR 308 

NSIC 210 

nuclear quadrupole interaction 308 

nuclear quadrupole resonance 308 

nuclear Zeemann conelated electron-nuclear 
double resonance 308 

nuclear analytical method 306 

nuclear Lande factor 307 

nuclear magnetic moment 304 

nuclear magnetic-nuclear quadrupole double 
resonance 304 

nuclear magnetic resonance 303 

nuclear magnetic resonance condition 304 

nuclear magnelic resonance imaging 303 

nuclear magneton 305 

nuclear nonequivalence in prochiral group 
544 

nuclear Overhauser effect 308 

nuclear pore film 307 

nuclear radiation 306 

nuciear radiation detector 306 

nuclear reaction 305 

nuclear spin 311 

nuclear spin angular momentum 311 

nuclear spin quantum number 311 

nuclear spin-spin coupling 305 

nucleation 70 

nucleic acid 309 

nucleic acid blot technique 309 

nucleophiles 548 

nucleoside 306 
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nucleatide 306 

nuclides 309 

null hypothesis 803 

number mean molecular weight 625 

number of effective theoretical plates 799 

number of level 638 

number of theoretical plates 458 

numerical characteristic of distributinn 214 

numerical value of a quantity 465 

nutation spectroscopy 825 

nutrition analysis of fruite and vegetables 
297 

Nyquist frequency 916 


o 


object lens 707 
observation 273 

occlusion 1] 

occlusion coprecipitation 712 
occupied surface state 825 
ocean pollution 30) 
ochratoxin 826 

octadecy! silane 609 
octane number 741 
odd-electron ion 537 
ODELBOR 282 
ODENDOR 282 
ODEN2TR 282 


ODMR 28) 
oder sampling 541 
ODS 609 
ODTRIPLE 282 


off-line analysis 449 

off-line capillary electrophoresia-mamix- 
assisted laser desorption ionization-mass 
spectrometry 487 

off-line CE-MALDI-MS 487 

Off-resonance decoupling 526 

0-FID 302 

Ogston model $17 


oil diffusion pump 793 

oil-mil] technique 793 

OMA 291 

OMS 799 

on-column derivatization 364 

on-celumn direct laser detection 838 

on-column electrical conductivity detection 
822 

one dimensional NMR spectra 774 

one drop liquid chromatography 773 

one-facter experiment 102 

one-way valve 102 

on-line analygis 8&2! 

on line analysis 472 

on line colorimetric analysis 472 

on-line degasser 922 

on-line detection 863 

on-line electrical stacking 821 

on-line preconcentration 822 

on-line real time detection 821 

open circuit potential 426 

open apli 426 

open tubular column 426 

operational error 52 

OPLC 299 

OPSA 764 

optical perturbation-electron paramagnetic 
Tesonance 29] 

optical activity 747 

optical aria 294 

optical fiber 291 

optical fiber resonance Raman spectroscopy 
291 

optical fiber sensor 291 

optically detected electron-electron spin 
double resonance 282 

optically detected eleciron-nuclear double 
resonance 282 


optically detected electron-nuclear-nuclear 
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tiple resonance 282 
optically detected magnetic resonance 281 
oplically transparent electrode 291 
optical multichannel analyzer 291 
optical path 275 
optical rotary dispersion 747 
optical spectram 283 
optimal design of experiment 891 
optimal estimation 891 
optimal value 89} 
optimization 755 
optimum flip angle 889 
optimum flow rate 889 
oplimum practical flow rate 889 
oplimum sampling fraction 891 
optimum Lansmissian 889 
oplional verification 206 
OPILC 299 
Oploacouatic cells 289 
oplovcoustic detector 290 
order parameter 746 
order absence 560 
order of multiple-quantam coherence 164 
organic solvent effect 798 
organic analysis 796 
organic biosensor 798 
arganic chromogenic reagent 798 
organic eoprecipitant 796 
organic electrochemistry 796 
organic mass spectrometry 799 
organic modifier 796 
organic reagent 798 
organic reagenis for precipitation 796 
orientation contrast 553 
orginal value 804 
arthogonal design of experiment 833 
orthogonal function spectrophotometry 833 
orthogonal layout 832 
orthogonal polynomial regression 833 


orthogonal table 832 

orthorhombic system 833 

oscillator strength 830 

OTE 291 

out-let end detection of electrical conductivity 
861 

outlier 778 

oul-line analysis 724 

outside gradient 688 

over-all resolution efficiency 881 

Overhauser effect 520 

overpotential 6 

aver pressured Liquid chromatography 299 

over pressured thin layer chromatography 
299 

overshout line 298 

overtone hand 19; [93 

oxidation cumenti 764 

oxidation potential 765 

oxidation reduction titration, redox titration 
765 

oxidation stability 764 

oxidative phosphorylation 766 

oxidic potentiometric stripping analysis 764 

oxidizing flame 766 

oxidoreductase 765 

oxonium salt extraction 764 

oxygen electrode 767 

oxygen-shielded flame 767 

oxygen specific response of the flame 
ianization detection system 302 

ozone monitor analysis method 76 

azonosphere damage monitoring 76 

P 

packed capillary coluran 664 

packed column 664 

packed column reactors 665 

packing material 665 

PAH 162 
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PAI 720 

paired comparison experiment 70 

pancreatic oncofetal antigen 776 

paper chromatography 841 

paraffin grinding method 609 

parallel component of magnetization 80) 

parallel delerminalion 532 

parallel FIA 533 

parmumagnelic resonance 42 

paramagneli: shielding 642 

paramagnetism 642 

Parameter estimalion 50 

parameter test 50 

PAR derivatization 917 

partial excitation 48 

partial correlation coefficient 527 

puttial least squares regression 
apectrophotometry 528 

partial regression coefficient 526 

particle beam interface 460 

particle-induced X-ray emission micro- 
analysis 848 

particle aize distribution determination 429 

particle size effect 460 

Particular and fume fractional determination at 
atmosphere 95 

particular sampling 429 

partion chromatography 219 

partition coefficient 220 

partition coefficient of pesticide 514 

partition function 219 

partition isotherm 219 

PAS/FTIR 242 

passivation 158 

passivator 158 

passive agglutination lest 20 

pattern recognition 496 

Patterson function 522 

Patterson method 522 


Patterson synthesis 522 


Pauly reaction 917 


PEE 848 
PeAb 163 
PCR 421 
ED 109 
PDA 175 


POF powder diffraction file cards 917 

PDSC = 258 

peak urea 232, 534 

peak capacity 233 

peak content of chromatography 594 

peak current 23) 

peak height 232 

peak height measuremen| 232 

peak matching 233 

peakneas 231 

peak notation in three dimensional spectra 
589 

peak potential 231 

peak to background ratio 231 

peak to peak linewidth 232 

peak width 594 

peak width at half-height 8 

Pearson symbol 525 

pedigree probability 716 

pellicular ion-exchanger 13 

pellicular microbead support 13 

PENDENT 3941 

percentage error 7 

percentage extraction 38 

perfusion chromatography 274 

perfusion chromatography packing 274 

peristaltic pump 579 

permeation limit malecular weight 602 

permissible errors = 817 

perocidase-anti-peroxidase technique 299 

peroxyoxalate 299 

persistent line 888 
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personal error 20F 

perturbation 694 

pesticide SiG 

pesticide analysis 515 
pesticide chemistry 515 
pesticide hazard 515 

pesticide identificalion 317 
pesticide pollution 515 
pesticide residue: 511 
peslicide residue analysis 512 
pesticide residue field trial 512 
pesticide residues analysis 513 
pesticide specification 515 
PET 292 

PFG 484 

PFT-NMR spectrometer 481 
PFT-NMR spectroscopy 481 


PGC 164 
PH value 7 
PHA 481 


phagocytic index 686 

phagocytic luminescence 686 
pharmacokinetic parameter 770 

phase memory time 733 

phase analysis 732 

phase analysis by X-ray diffraction 927 
phase angle 732 

phase angle of mdio-frequency pulse 600 
phase correctian 733 

phase cycle 734 

phase equilibrium 733 

Phase error on interferogram 248 

phase problem 732 

phase ratio 731 

phase-resolved fluorescence 732 
phase-sensitive-A. C. voltammetry 733 
phase sensitive detection 733 


phase separalur 223 
phase species analysis 707 


phase wansitian 731 

phase transition temperature 732 

pH buffer solution 918 

pH electrode 918 

phenol-2, 4-disulphonic acid colorimetry 
230 

phenolic ion exchange resin 230 

phenol sulfonic acid resin 20 

PH glass electrode 917 

pH gradient elution 918 

phosphor 792 

phosphorescence 467 

phosphorus printing 467 

photoacoustic delection 290 

photoacoustic spectrometer 289 

Phowacoustic: spectroscopy 290) 

photocaustic spectrometry 289 

photocell 278 

photochemical smog 281 

photochromism 293 

photo diode 283 

photo diode array detector 280 

photodiode array detector 175 

photoelectric cross-section 279 

Photo-electric direct reading spectrometer 
279 

phota-electrochemical processes 279 

photoelecimn 279 

photoemission 278 

photographic cell 251 

photographic plate 250 

photoinduced el-ectron transfer 292 

photo ionization 293 

photo-ionization detector 282 

photo-ionization process 279 

photoisomerization 293 

photaluminescence 293 

photometrical accuracy and reproducibility 
280 
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photometric error 279 

photometric titration 279 
photomuhiplier tube 277 

Photon activation analysis 294 
photon correlation spectroscopy 294 
photosynthesis 281 

phototrode 28! 

phototube 283 

Physical interference 707 
physical deactivation 707 
phyto-toxicily lest of pesticide 518 
PI 293 

PID 282 

piezo-electric chemistry 757 
piezoelectric crystal 757 
Piezo-electnc DNA sensor 756 
Piezo-electn:: enzyme sensor 757 
piezo-electric immunosensor 757 
piezo-electric microbe sensor 757 
piezo-electne spectmelectrochemistry 756 
Biezcelectric Lransducer 757 
pignent reduction method 597 
piper 777 

piston pump 354 

pitch sample 489 

PIXE 848 

PL 720 

planar bilayer lipid membrane 529 
planar chromatography 529 

planar chromatography 532 

Plane diffraction grating 532 
Plane grating spectrograph 531 
Plane mirror = 531 

Plane mirror analyzer 531 

Plant analysis 840 

plasma 108 

plasma chromatography 109 
plasma desorption 109 

plama drug concentration 755 


plasma loss peak 109 

plasma photosource (08 

plasma substitute blood 95 

plasma torch tube 109 

plasmid 843 

plasmin determinaton 720 

plasminogen determinatim 720 

plastic autoclave 648 

plastic pump 648 

plastometer indices 401 

plateau atomization 532 

Plate crystal monochromater 331 

plate theory equation 654 

platform furnace 532 

platinum electrode 43 

pL buffer solution 918 

PLOT 163 

PLS 755 

plug flow 585 

PMA 431 

pM buffer solution 918 

PM-ENDOR 377 

pneumatic nebulizer 538 

Pneumatic pum 538 

POA 776 

point estimation 120 

polar bonded phase 380 

polarizability 377 

pelarizability component 377 

polarization 376 

polarization curve 377 

polarization effect 377 

polarization enhancement during altached 
nucleus testing 391 

polarization factor 526 

polarization increase factor 377 

polanzalion infrared technique 527 

polarization-modulated electron-nouclear 
double resonance 377 
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Polarization of light 276 

polarization potential 377 

polarizalion resislanee 377 

polarizalion transfer 378 

polarized electrode 377 

polarized light 527 

polarizing prism 527 

polarographic calalylic wave 379 

polarographic maximum 379 

polarographic maximum suppressor 379 

polarographic wave 378 

polarography 379 

polaroid 527 

pole figure 379 

pole-piece of magnet 380 

pollution by pesticides 517 

polyacrylamide 420 

polyamide thin-layer plate 422 

polybasic complex 167 

polychromatic light 166 

polyclonal antibody 163 

polycyclic aromatic hydrocarbons 162 

polydispersity 162 

polyethylene powder disk technique 422 

polyligand complex 165 

polymerase chain reaction 421 

polymer substrate ion exchanger 421 

polymethyl methacrylate 421 

polynuclear complex 162 

polyradical 163 

polystyrene-divinylbenzene resin 420 

pooled standard deviation 39 

population 46; 882 

population on nuclear spin energy levels 
312 

population parameter 882 

population variance 882 

porcelain filter crucibles 79 

pore diameter 436 


pore size distribulion 436 

pore structure 436 

porous graphitic carbon 164 

porous layer open tubular column 163 

porous polymer beads 252 

porous polymer beads GLS column 164 

porous polymer beads PLOT column 164 

porous silica gel 164 

porous support L64 

porphyrin 43 

portable chromatograph 26 

position correlalion 835 

position of absorption peaks 714 

position sensilivily detector 699 

positive capillary electrokinetic 
chromatography 836 

Positive ion 834 

Post-coluzin derivatization B61 

post-precipitation 322 

post pulse 323 

post-source decay 814 

potassium bromate 745 

potassium dichromate method 74 

polassium permanganate meihod 253 

potential analysis 138 

potential of zero charge 469 

potential-pH diagram 138 

potentiometric curve 137 

potentiometric method 137 

Potenliometric stripping analysis 137 

potentiometric titration 138 

powder X-ray diffraction 163 

power-compensation differential scanning 
calorimetry 264 

prearcing or presparking reaction 803 

preceding reaction 544 

precession photography 747 

Precipilation from homngeneous selutian 
424 
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precipHalion separation 68 kinetic simullanevus determination 859 
precision 415 poncipal component regression 
precision control § 415 speclrophotometry 859 
precision af regression equation 349 principle component analysia 859 
precision of spectral analysis 285 principle my 859 
pre-column 803 prism infrared spectrophotometer 448 
precursor ion 720 prism spectrograph 447 
precursor ion scan 499 probability 245 
prediction value 802 probable error 359 
preferential spuitering 824 probe alomization 655 
preheating zone 803 procedure error 52 
premix bumer 803 process analytical chemistry 298 


802 
Preparalion column 843 


premix flame alomizer 


Preparation of solid-state sample for TR 318 
preparative choomategraph 843 

preparative chromatography 842 
Preresonance Haman spectroscopy $02 
preservatives 195 

pressed film technique 569 
pressed halide disk technique 
pressure broadening 757 


474 


758 

pressure differential scanning calorimetry 
258 

pressure high limit 


pressure gradient correction factar j 


758 
758 . 
757 


preasure low limit 

pressure prolect 

primary cell 803 

primary reagent 367 

primary reference material 367; 773 

primary X-ray fluorescenve 803 

primary X-ray fluorescence spectrometry 
803 

priming dose 850 


primitive lattice 394 
principal axis 860 
principal value 860 


principal component regression-catalytic 


pro-column derivatization 862 

product analysis 70 

product ion sean 868 

product operator method 70 

product standard 57 

prmduci-yield-detected ESR 57 

programmed flow ( ges) chromatography 

programmed pressure 72 

programmed lemperature ( gas) 
chromatography 71 

Programmed temperature sampling 71 

programmed temperature vaporizer 71 

progressive saturation method 460 

progressive transitions and regressive 
transitions 544 

projection mirer 678 

prompt fluorescence 643 

proportional counter 832 

proportional sampling 22 

Proportional valve 22 

protamine 415 

Protection prenti 14 

protective agent 14 

protein i04 

proleinase K 103 

protein-film voltammetry 

prothrombin 509 


103 


71 
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prothromhinase 509 
848 


proton balance equation 


proton exchange 
848 

proton indoced X-ray emission analysis 
847 


848 
proton inert solvents 
a47 


proton reference level 


proton pump 
847 
proton-transfer reaction 849 

PSA i37 

PSD 699. 733; 814 

PSADYEB 420 

pseuda-echo transformation filter 698 
pseudo-level 506 
Ps! 92 

Pry 71 
puckering vibration 
485 
pulse nebulizatinn 484 
pulsed field gradienttechnique 
480 


pulse excitation 483 


827 
pulse damper 


434 
pulse duration 


pulse Fourier transform nuclear magnetic 
resonance spectrometer 481 

pulse Fourier transform nuclear magnetic 
TEa0nance spectroscopy 481 

pulse-free chromatographic pump 706 

483 

pulse height analyzer 481 

pulse homonuclear decoupling 484 

pulse laser 483 

pulse photothermal deflection spectrum 481 

pulse scheme about two dimensional spectra 
178 

pulse sequence and Uime-order scheme 485 

pulse voltammetry 480 

pulse width 483 

pumped laser 21 


pulse frip angle 


539 
purity determined by differential scanning 


pure tuming spectrum of gas molecule 


calorimetry 56 

PYDESR 57 

PGE 466 

pyrene 25 

466 
pytolytically coated graphite whe 566 
$66 


pyrolysis gas chromatography 


pyrolyzale spectra 
PZC 469 


pd value = 918 


QA 843 
QC 844 
Q-factor 
QM B44 
QMS 646 

Q-RIP 85 

quadrature phase detection 833 
quadrupole mass analyzer 645 


919 


quadrupole mass spectrometer 646 
qualitative analysis 152 
qualitative spectral analysia 285 


B43 
quality assurance for environmental monitoring 
340 


quality assurance in the environmental 


quality assurance 


monitoring 340 
quality conto] 844 
quality control between laboratory 613 
quality contol of blood bank 753 
quality contro! of environmental analysis 

339 
quality control sample 845 
quality control within laboratory 613 
quality determination of fats 795 
quality determination of pem $40 
quality inspection 844 
quality inspection of cosmetics 
quality management 844 
quality management sample 


334 


274 
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quality supervision 844 

quality surveillance $44 

quantify of electricity {32 

quamitative electron spin resonance iSi 

Quantitative analysis [57 

quantitative differential thermal analysis 
151 

quantitative spectral analysis 284 

quantity of substance 707 

quantometer 282 

quartz tube slom-trapping Ól! 

quartz exchange column 611 

quasi-elastic light scattering 866 

quasi-molecular ten 867 

quasi-reversible wave 867 

quenched room temperature phoapherimetry 
gs 

quenching effect of atomic fluoresceace $12 

quinhydrone elecimde 441 

quinine sulfate 473 

quota sampling 15] 


R 


R absorption band 920 

radial compression column 417 

radial developmemt 417 

radial development chromatography 417 

radial distribution function 417 

radial flow chromatography 417 

radial flow column 416 

radiant flux 237 

radiation 237 

radiation damage 237 

sadiationless transition 704 

tadialive transition 237 

radical pair mechanism 880 

radical (reaction) -yield-detected magnetic 
resonance 880 

radioactive analysis 197 

radioactive contamination monitoring 202 


radioactive decay 202 

radioactive decay constant 202 

radioarlive elements 203 

radioactive indicatnr 203 

radioactive life 202 

radioactive protection 20H 

Tadigactive source 203 

radioactive standard solution 200 

radioactivity 200 

radioactivity detector 201 

radioactivity monitoring 201 

radioanalytical chemistry 197 

radioanalytical diagnosis of nuclear weapons 
311 

radiocarbon dating 655 

radiochemical analysis 198 

radiochemical neutron activation analysis 
198 

radiochemical purity 198 

radiochemical separation 198 

radiocheriistry 197 

radiofrequency discharge detector 600 

radio-frequency field 599 

radio Frequency spark source 600 

radiofrequency transmitter system af NMR 
O15 

radioimmunoassay 198 

radioimmunoassay instrument 198 

radioimmunoassay kit 199 

radioimmuno-mcketpboresis autography 199 

radio ionization detector 201 

radioisotope 202 

redioisolope source 675 

radioisotope tracer method 202 

radiolabelled compound 200 

radiolabelling method 200 

radiometric titration 200 

Raman activity 444 

Raman Difference Spectroscopy 54 
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Raman inactivity 443 

Raman scattering 444 

Reman shift 444 

Raman spectra 443 

Raman spectroclectrechemisly 444 
ramped temperature program 739 
rancidily lest of fats 794 

random eoi] 704 

random error 652 

random factor 653 

randomizalion 651 

randomized block design of experiment 652 
random phase method 652 

random sampling 651 

random variable 651 

range 376 

range of chemical shift 331 

range of titration jump 146 

rank test 850 

rapid flow (mixing) method 439 
rapid freezing technique 439 

rapid determine of red fuel 322 
repid scanning infrared spectrometer 439 
rapid test of spirit 6 

tate of masa transfer 77 

rate of masa transfer io a surface 37 
rale of sample aspiration 769 

Tatia method Z4 

Rayleigh criterion 581 

Rayleigh ratio 581 

Rayleigh scattering 58] 

R-control chart 376 


RCT 405 
RDF 417 
RDS 54 


reaction chromatography 191 

reaction differential thermal analysis 190 
reaction gas chromatography 191 
reaction layer 190 


read pulse and phase = 156 

reagent blank 615 

reagent color-developing method 615 

reartangement ion 75 

rearrangement reaction 74 

rehuild chromatogram 74 

receiver and detection system of NMR 914 

receplor 62I 

reciprocal cell 107 

reciprocal lattice 106 

reciprocal linear dispersion 106 

reciprocal sensibility 663 

reciprocating diaphragm pump 690 

reciprocaling pump 690 

reciprocity-law failure 323 

reconstructed ion chromatogram 74 

recovery teal 350 

recrystallization 74 

rectangle form pool 420 

recycling chromaiography 756 

ted cell folate assay 322 

Redfield method 919 

redox indicator 765 

redox potential 765 

red-rapid photographic plaie 315 

red shifi 322 

red support 315 

reduced coupling constant 816 

reduce unit 335 

reducing Mame 335 

reduction current 335 

reduction potential 335 

reductive potentiometric stripping analysis 
335 

referee method 856 

reference column 50 

reference dose 50 

reference electrode 49 


reference interval 50 
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reference matenal 34 

reference racthods 31 

reference solution 50 

telerence speciral line 49 

reflection high energy electron diffraction 
187 


reflection law 186 
reflection of light 273 
reflection spectra 186 
reflection topography £87 
reflectivity 186 

reflexion grating £86 
refraction 826 

tefraction analyzer $26 
refraction law 826 
refraction of light 277 


refractive index detector 826 
generant P21 
Tegreasion analysis 349 
regression coeflicient 350 
350 


Tegreasion equalion 349 


regression curve 


regression sum of square 350 
Teguiation 295 

regulatory method of analysis 
Reitveld refinement 919 
reject egion 420 

relation of stoichiametry 328 
relative abundance 727 
relative aperture 728 
relative carbon response factor 
relative correction factor 728 
728 


263 


728 


relative deviation 
729 
relative R; value 


relative error 
726 

relative intensily of analytical line pair 

536 

relative method (of activation analysis} 


127 


222 


relative intensity of spectral line 


727 
relative polarity of stationary liquid 268 


relative molecular mass 


relative receptivity of magnetic nurlei 82 

relative response 729 

relative retention value 726 

relative sensitivily 728 

relative slandand deviation 726 

relative volatility 727 

relaxational effect 72 

relaxational potential 72 

relaxational Potenlial model 72 

relaxation in NMR 304 

relaxation reagent 72 

relayed coherence transfer spectroscopy 405 

releasing agent 616 

reliability 431 

reliability index 434 

remote sensing 769 

Temote sensing and measurement technology 

340 

remote sensing by induction 251 

remote sensing for atmospheric pollution 93 

Temole sensing for water pollution 640 

remote sensing Fourier transform infrared 
spectroscopy 769 

renaturation 239 

repeatability 73 

replacement chromatography 


in environmental monitoring 


851 

replacement titration §51 

replica grating 240 

replication 239 

repertor gene |7 

repressing 885 

reproducibility 821 

residual $0 

residual and pollution by organochlorine 

797 

residual and poilution by organophosphorus 
pesticides 796 


pesticides 
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residual current 452 

residual degree of froedum 52 
residual plot 50 

residual silanol $52 

residual standard deviation 52 
residual sulfur content 41 

residue 51 

resin apol teat 623 

Tesiatance of gas mass transfer 541 
resistance of liquid) mass iransfer 772 
resistance of mass transfer 77 
213; 216 

resolution of spectral prisms 447 


resolulion 


resolution power 213 
resolving power 213 


resolving power of photographic plate 251 


resonance line 266 

revonance absorplion 266 

resonance atomic Duoreseence 267 

tesonance broadening 265 

resonance cavity 740 

resonance effect 267 

resonance fluorescence 267 

resonance monochromator 265 

resonance Raman scattering 266 

resonance Raman speciroelectrochemistry 
266 

resonance Raman spectrometry 266 

resonance Rayleigh scattering 266 

Tesonant jonization spectrametry 266 

reapiration chemiluminescence 323 

response 734 

response time 734 

retention gap 15 

retention index 16 

retention index qualitalive method 16 

retention qualitative method 15 

Telention temperature 15 


Teention time 15 


retention volume 15 
relentivily of pesticides 770 


relicular structure 690 


Teticulated vitreous carbon electrode 163 


reticulocyte production index 690 

reverse capillary electrokinetic 
chromatography 189 

reversed FLA 189 

reverse. micelle enhanced fluorescence 

reversed passive hemagglutination t88 

reversed phase column 190 

reversed phase high performance liquid 
chmmatography 189 

reversed phase ion pair chromatography 

reversed phase ian-pair chromatography 

reversed phase micelle extraclion 189 

reverse electroendosmotic flaw [92 

reverse pulse polarography 507 

reverse Iranslation 507 

reversible cell 43} 

reversible polarography 431 

RH-EED 187 

theo-oplics 469 

Rhodamine B 475 

thodamine 6G 475 

RIA 19% 

ribonucleic acid 309 

ribonucleic acid analysis 310 

ribosomal RNA 310 

RID 826 

rigid glass solvent 42 

nng-over technique 343 

ling test 344 

ripening index 622 

R lattice 920 

RICE 79 

RM 34 

RMM 727 

RNA 309 


506 


189 
189 
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RNAA 198 

RNA polymerase: 920 

Rnase A 310 

RNA splicing 919 

RNA viua 919 

robust linear regression 702 

Rochon prism 476 

cocking vibrion 533 

Roese-Gatieh method 476 

ROESY 750 

Rohrechneider’s constant 476 

room temperature phosphorimetry 616 

Rose-Guttliel) method 477 

rotary inversion axia 748 

rolating anode X-ray saurce 749 

rolating platform electrode 748 

rotating ring * disk electrodes 748 

rotating sector disk 748 

taling thin layer chromatography 748 

rotational litte-chamber counter-current 
chromaiogriphy 749 

rotational Raman spectroscopy 865 

rotational spectroscopy 865 

relation axis 749 

volation/ oscillation photography 350 

rolation pump 359 

rotator 866 

rotatory power 747 

round-off ertor 599 

routing analysis 459 

Rowland mounting 475 

RPH 188 

RP-HPLC 189 

RPI 690 

RPM 72, 880 

RPP 507 

EPSA 335 

RRSE 266 

RTP 616 


ruby Laser 315 

tuled grating 432 

tule of mutual exclusion 323 

tule of mutual solubility 731 

ules for rounding off 744 

runs teal 795 
tulhenium-dipyrdine complex 466 
RYCE 163 

RYDMR 880 


S/N 743 

safety evaluation of pesticide $11 

Saha equation 397 

salt bridge 760 

salt bridge supported bilayer lipid membrane 
760 

salt effect 76] 

salting-out chromatography 760 

salting out effect 761 

salting-out paper chromatography 760 

SAM BEI 

sample 767 

sample application 120 

sample blow in technique 583 

sample capacity 768 

sample cleanup 767 

sample contamination 769 

sample enrichment injection of 
chromatography 594 

sample evaporation 769 

sample excilalion 768 

sample extraction 768 

sample in sample aut method 302 

sample loop 768 

sample of residue analysis 51 

sample pretreatment 769 

sampler of water in surface microlayer 635 

sample size 411; 768 

sample spotter ( spot applicator} 121 
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sample standard deviation 767 

sample value 768 

sample vanance 1767 

sample zone 768 

sampling 48; 75 

sampling boul technique 412 

sampling boat 554 

sampling cup 553 

sampling depih 554 

sampling emor 75 

sampling inspection 75 

sampling interval £54 

sampling point interval 49 

sampling test 75 

sampling time 554 

sampling without replacement 44 

sampling with replacement 73 

Sandell Index 591 

sandwich chamber 386 

sandwich zones technique 386 

sanitation inspection of cosmetics 334 

aanitation inspection of foodstuffs and oils 
464 

saponification value £22 

satellite line 10 

satellites 699 

saturated calomel electrode 13 

saturation 13 

saturation recovery = 13 

saturation transfer ESR 14 

siluration in NME = 916 

saturation recovery method 14 

SAXS 737, 927 

Sayre equation 585 

SB 742 

scale expansion 28 

seale of chemical shit 330 

scan Auger microprobe 170 


sean coil 592 


scanning electrochemical microscopy 591 
scanning electron beam 591 
seanning electron microscope 591 
scanning tunneling microprobe 592 
seanning tunneling spectrascopy 592 
scan transmission electron microscope 592 
Seatcheard pla 920 

sculter diagram 589 

scattering angle 590 

Scattering cross section 590 
scattering function 590 

scatlenng intensity 590 

scattering light analysis 589 
scaltering of light 276 

scattering vector 590 

SCE 13: 174 

hE 754 

Scherrer equation 741 

Schiff base 715 

Schlieren optical detector 971 
scintillation counter 598 

scussoring vibration 391 

SCOT 820 

screw axis 477 

acrew-driven syringe pump 477 

scs 37 

SDA 551 

SE 84 

SEC 662. 

secondary cell 173 

secondary chemical equilibria 174 
secondary electron 84 

secondary electron detector 34 
secondary electron image 84 
secondary electron multiplier 173 
secondary ion mass spectrometry 84 
secondary messenger 119 

secondary neutral mass spectrumetry 174 
secondary reference material 174 
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secondary standard of measurement 240 

secondary X-ray fluorescence 84 

secondary X-ray Auorescence spectrometry 
BS 

second-derivative spectrum 174 

second level ionic line 175 

second level ionization 175 

SECSY 874 

secular hroadening 414 

sedimentation coefficient 69 

sedimentation constant 68 

sedimentation equilibrium 68 

sedimentation field flow fraction 68 

sedimentalion method 73 

sediment sampler 118 

sediment sampling 117 

segment analysis 214 

segmentor 389 

selected area liMfraction 750 

selected ion monitoring 751 

selected reaction monitoring 751 

selection mule = 75] 

selection valve 751 

selective contul chart for quality 750 

selective corrosion 751 

Selective decoupling 752 

selective detector 752 

selective polarization transfer 751 

selective populalion inversion 751 

selective pulse for excitation 752 

selective slationary phase 659 

selectivity coefficient 753 

selectivity of reaction 491 

self-absorption broadening 872 

self-absorption effect 872 

self-assembled monolaye membrane 884 

self assembling member $81 

self assembling technique 881 

self-assembly monolayer modified electrade 


881 
self-diffusion of nuclear spin 311 
self-ionization spectroscopy 870 
self-purification of water body 639 
Seliwanoff reaction 921 
SEM 491 
semiconductor detector 7 
semiconductor laser 了 
semiconservative replication 7 
semidifferential current 10 
semi-fusion method 9 
semiintegral current 9 
semi-micro analysis 10 
semimiero-column 10 
semi-preparation column 10 
semiquanlitalive analysis 8 
semiquantitative spectral analysis 283 
sensitive line 468 
468; 547 
sensilivity index 468 
sensitivity of NMR spectrometer 914 
sensitivity of reaction 190 


sensitivity 


sensitivity of spectral analysis 285 

sensitivity of spectrophotometry 215 

sensitivity test 494 

sensitized flucrescence of stom 807 

sensitized atomic fluorescence 494 

sensilized room temperature phoaphorimetry 
494 

separate analysis 213 

separated flame 216 

separation and determination of organic acids 
798 

separation by flaw 469 

separalion column 218 

separation factor 217 

separation number 217 

separation quatient Zi? 

separation technology with magnetic micro- 
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beads 82 
separatory funnel 224 
seplum sampling 261 
sequential inductively coupled plasma 
spectromeler 643 
sequential multiple auluanalyzers 461 
sequential sampling inspection 746 
sequent injection analysis 643 
SERRS 39 
SERS 39 
serum 754 
serum chalines terase 754 
SFC 65 
SFC/FTIR 65 
SFE 68 
SIFF 68 
shake-off effect 740 
shake-up effect 741 
shake-up peak 740 
shaped pulse 831 
Shapiro-Wilk teat 719 
sheath flow liquid 547 
sheath flow poo! 547 
sheilding effect 38 
Shewhart's control chari 744 
shielded flame 533 
shielded plasma 533 
shielding constant 533 
ahif reagent 699 
ahim coils = 817 
Shoviery empirical formula 924 
short column chromatography 156 
short wavelength limit 156 
Shpol'skii effect 92] 


ST 36; 296 
SIA 643: 876 
SIC 782 

SID 39 


side reaction coefficient 240 


sitle-window X-ray tube 52 

sieving medium 598 

signal of dispersion $97 

signal peptide 742 

signal-to-backpround ratio 742 

signal-to-noise ratio 743 

signal treatment and contra] system of NMR 
S15 

significant difference 721 

significant figure 800 

sign of spin coupling constant 876 

sign lest 236 

silanized support 296 

silanizing 296 

silanophilie interaction 547 

silica adsorbent 295 

silica gel 295 

silica-gel substrale ion exchanger 295 

silicu TLC plate 295 

silver electrode 477 

silver-silver chloride electrode 785 

SM 75l 

simple cleavage 393 

simple random sampling 394 

simplex optimization method 97 

SIMS 84 

simulate absorption 620 

simulale emission 620 

simulated reference material 496 

simultaneous differential scanning calorimetry 
and reflective light intensity 56 

simultaneous differential thermal analysis and 
microscopy 55 

simultaneous techniques of thermal analysis 
565 

aimulianeous thermal analysis and gas 
chromatography 565 

simultaneous thermal analysis and mass 
spectrometry 565 
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simultanewas Lhermogravimetry and 
coulometne analysis $70 

simultaneous thermogravimetry and differenlial 
scanning calorimetry 570 

simultaneous thermogravimetry and differential 
thermal analysis 570 

simultaneous thermogravimetry and electric 
thermal analysis 570 

simultaneous thermogravimetry and electron 
Paramagmelic resonance 571 

simultaneous thermogravimetry and 
thermophetometry 571 

single-bead string reactor 103 

single beam infrared spectrometer 98 

aingle-channel injection valve 97 

single column ion chromatography 103 

single crystal X-ray diffracuon 99 

single focusing mass spectrometer 100 

single immunodiffusion 102 

aingle-line manifold 97 

single-mode 314 

single phase chromatograph 102 

single pislup reciprocaling pump 99 

single-quantum transition 100 

single-alet bumer 98 

singlet HJI 

singlet state 97 

sintered glass crucibles 599 

SI prefix 921 

SE unit 921 

size exclusion chromatography 662 

size exclusion theory 662 

size-fit 73 

akeletal vibration 268 

skew distribution 526 

skewness 526 

skin eflect 552 

alit 719 


slit programme 719 


slit width 719 

slupe 739 

slot burner 234 

slotted tube trapping-atomie absorption 
spectrometry 234 

alow passage 485 

slurry sampling 747 

slurry packing method 802 

SM 635 

SMA 461 

small-angle laser scattering detector 7348 

small angle X-ray scattering 737; 927 

small spot XPS 738 

SMIA 876 

Smah-Hielije background correction method 
872 

smoothing of analytical signal 223 

smooth technique 530 

snake cage resin 599 

SNMS 174; 396 

Snyder solvent strength parameter 643 

soap film gas meter 823 

sodium 4, 4-dimethyl-4-silapentane sulfonate 
175 

sodium pump 502 

soft pulse electron spin echo envelope 
modulation 380 

softening paint of bitumens 459 

soft gel 580 

soft ionization 580 

soft pulse 580 

soft X-ray source 581 

soi] adsorption of pesticide 514 

soil analysis 。 681 

soil capillary water holding capacity 682 

soil field capacity 683 

soi] maximem hygruscopicity 685 

soil maximum moisture capacity 685 


anil moisture: 684 


sol moislure monitoring 682 

soil pecmeability coefficient 682 

soil pollution monitoring 683 

sail sampler 681 

soil sampling 681 

soil saturated moisture capacity 681 

soil water constant 682 

solid diffusion 271 

solid electrolyte 269 

solid high resolution NME 269 

solid laser 270 

solid-liquid extractian 272 

solid NMR 270 

solid phase extraction 270 

solid phase fluorescence immunoassay 272 

solid phase micro-extracbon 271 

solid sampler 270 

solid spectrophotometry 274 

solid-subatrate room temperature 
phosphorimetry 270 

solid support 613 

solid supported bilayer lipid membrane 270 

salid surface chemiluminescence 269 

Soller slit 653 

solubility parameler 576 

solubility product 574 

solute 577 

solute property detector 4577 

solution method 577 

solution property detector 577 

solvent effect 575 

solvent efficiency 575 

solvent extraction method 574 

solvent extraction separation 374 

solvent-impregnaling resins 575 

solvent polarity 575 

solvent polarity parameter 575 

solvent pump 574 

solvent removal effect 555 


solvent remuval system 555 

solvent slrength 575 

salvephohic interaction principle 622 
salvophobic chromalography 622 
solvephobie theory 621 

Somogyi method 583 

sonic spray ionization 67 
soncluminescence 608 

Soxhlet extract method 653 
space-distributien interference 433 
space field flow fraction 433 

space group 433 

space group symbol 434 

space resolution 433 

spark line 356 

spark source 356 

spark source mags spectrometer 356 
spark spectrum 356 

spark testing of steels 252 

SPE 270 

species analysis 744 

species analysis of environment 343 
species analysis of trace elementa 313 
specific absorption coefficient 23 
specific absorption coefficient method 23 
specific activity 22 

specificity 864 

specificity of reaction 191 

specific permeability 23 

specific reaction 659 

specific reagent 659 

specific retention volume 21 
specie rotatory power 23 

specific surface area 21 

apecpure 284 

spectral diffusion 535 

spectral line self-absorption 536 
spectral line velf-reversion $36 
spectral bandpass 286 


英文 案 3 引 1079 


spectral blank background 286 
spectral blank signal 286 


apectral calculating board 286 


spectral comparator 284 
spectral jnstnaments 287 
spectral interference 285 


spectral line half width 535 
535 
287 
535 


spectral overlap 284 


spectral line profile 
spectral line senes 
spectral line width 


spectral prisms with conslant deviation angle 
343 


spectral projector 286 
spectral resolution 285 
apectral selectivity 287 


spectral apecificity of grating 288 

spectral subtraction method 284 

spectroelectrochemistry 284 

spectrometry 427: G00 

215 

spectrophotometry by use vf solvent flotation 
and partial least square regression 574 

spectroscope 427 

spectroscopie analysis method 286 


spectropholometry 


spectroscopic buffer 286 
spectruscopic carier 267 
spectroscopic lamps 284 


spectroucopic prism 215 
spectrospholometric method with zinc 
reduction 741 
spectrum projector 793 
speed of photographie plate 
spherand 551 
spherical model calculation 
530 
spherical deflector analyzer 
551 


251 


551 
spherical aberration 
551 
spherical mirror 


SPE 751 


1 
L 


spin adduct 875 
spin density 875 
spin echo currelated spectroscop 874 


spin immuno-assay 876 
spin label 873 


spin label method 873 


spin membrane immyuno-assay 876 
spin packet 873 

spin polarization 875 

spin probe 877 

spin trap = 873 

spin trapping method 873 

spin decoupling 876 

spin doublet 877 

spin-echo method 874 


spin-lattice relaxation 875 

apin-lattive relaxation time in rotation 
reference 750 

spin locking 877 

spinning side-bands 747 

spin mutation 878 


spin-orbit coupling constant 874 
spin orbital splitting 873 
spin-orbit coupling 373 
spin-spin coupling constant 879 


spin-spin exchange interaction B78 
spin-spin relaxation &78 

spin temperature 877 
spin tickling 877 
spiitiess sampling 45 
split-loop injection 224 
split ratio 218 

split sampling 218 
aplia solvent technique 529 
split siream 218 

splitter 218 

SPME 271 

spontaneous emission 871 


sponlineous Raman wattering 871 


1080 ”英文 索引 


apoa analysis 119 


apat tes ë 120 
spreader 680 
SPT 751 


spurious bands 746 

sputtered neutrals mass spectramelry 396 
sputtering ion pump 396 

spultering process 396 

spultering rate 396 

square pulse for excitation 194 

square wave voltammetry 194 

SQUID ĝl 

SOWY 194 

sreening doublet 533 

SRM 75l 

SKS development 216 

S-RIP 494 

SRXRF 670 

55M5 356 

3S-RTP 270 

stability of reference material 34 

stability of regression equation 349 
stability test of reference material 35 
stabilized temperature plateau fumace 701 
stable ion 701 

stable isotope 70 

stable isotopetracer method 701 

stacked silica bead 157 

stagewise gradient 405 

staircase voltammetry 404 

standard 29 

standard addition methad 32 

standard cel] 30 

standard deviation 32 

standard deviation between laboratory 615 
standard] deviation of standard deviation 32 
standard deviation of weighted mean 385 
standard deviation within laboratory 616 
standard electromotive force 31 


standard for discharge of pollutants 703 

standardization 31 

standardized regression coefficient 32 

slandard methods of environmental analysis 
338 

standard molecular weight of polystyrene 
420 

standard norma] distribution 36 

standard pH buffers 36 

standard reference materials 30 

slandard sample for spectrochemieal analysis 
284 

standard sample of pesticide 511 

standard series method 36 

standard? solution 33 

standard source of radioactivity 31 

standard substance or reference substance of 
chemical shifi 331 

Stark browlening 644 

Stark effect 644 

starting leak source 614 

static chemiluminescence measurement 418 

static coating method 418 

static headspace analysis 418 

sialic light scattering 418 

stalic modification of capillary wall 486 

static secondary jon mass spectrametry 
4E8 

stalionary liquid 268 

stationary liquid polarity 269 

stationary phase 268 

statistical analysis of analytical data 222 

slalialical assumption 677 

statistical inference 678 

statistical simulation spectrophotometry 677 

slabatical test 677? 

stalistical weighting 677 

steady-state signal 702 

STEM 592 
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stepped temperature program 404 
step weakener 404 

stepwise formation constant #58 
stepwise regression 858 

ST-ESR l4 

stigmator 737 

stimulated absorption transition 621 
simulated emission Iransition 620 
stimulated Raman gain 620 
stimulated Raman scattering 620 
stimulated Raman scattering elect 620 
STM 592 

stochastic Linuyilles equalien 651 
stochastic pulse for excitation 652 
stoichiometric flame 328 
Stokes'fluorescence GAA 

Stokes'shift 644 

Stokes scattering 644 

slop codon mRNA 855 

stop-flaw Muarimetry 669 

stop-flow injection 669 

atop-flow spectruphatometry 668 
stopped flow method 668 
atopped-flow technique 668 

storage stability leat 89 

STPF 701 

stratified sampling 215 

atray radiation 818 

Stress analyais 787 

stretching vibralien 600 

stripping voltammetry 574 

sirabe scanning electron microscope 529 
strong pitch 545 

strang-acid cation exchange resin 546 
strong-base anion exchanger 545 
atrong-base union exchange resin $545 
atrong coupling sysiemAB, 545 
atrongly acidic: cation exchanger 546 
strong magnetic nucle: 82 


structural analysis 406 

structural motif 406 

structure amplitude 406 

structure factor 406 

structure invariant 406 

structure seminvariant 406 

STS 592 

sub-multipie unit of measurement 221 

subatoichiometric analysis 758 

aubstoichiomelric revere isotope dilution 
method 758 

substraic 366 

sub-zone monitoring 220 

sugar concentration graduation 658 

sulphur print test 473 

summit current 119 

summit pental 119 

sum mle 354 

super vlear laboratory 64 

superconducting quantum interference devices 
6l 

supercritical fluid 65 

supercritical fluid chromatograph 66 

supercritical fluid vhromatography 65 

supercritical fluid chromatography Fourior 
transform infrared spectrum 65 

supercritical flyid extraction 65 

superexchange interaction 63 

superficially porous ion-exchanger 37 

superficially porous packing material 37 

superficially porous silica gel 37 

superhyperfine siructure 61 

supermolecule 61 

superparamagnetism 67 

super-saturability 297 

supersaturation solution 298 

super thin cut 61 

support 97 

support coated open tubular column 820 
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supported bilayer lipid membrane 836 

supporting elecirulyte 836 

suppressed column 782 

suppressed conductance detection 782 

suppressed ion chromatography 782 

suppressor 78l 

supramolecular chemistry 62 

surface analysis 37 

surface and microarea analysis technology 
37 

surface chemical shift 37 

surface contamination 38 

suface enhanced Raman scattering 39 

surface enhanced resonance Raman scattering 
39 

surface-induced dissociation 39 

surface ionization 36 

surface microlayer 635 

surface potenual 37 

aurlace potential detector 37 

surface stale analysis 38 

surge effect 793 

surrogate reference material 95 

susceptibility 80 

sweeping degas by inert gas E68 

sweeteners 664 

swelling 577 

switching column technique 595 

awitching time 547 

symbolic addition method 236 

symhal of point group £2) 

synchronous analysis 674 

synchronous fluorescence 670 

synchrotron radiation 669; 670 

synchrotron radiation topography 670 

synchrotron radiation X-ray fluorescence 
spectrometry 670 

aynergetic effect 739 

synergetic extraction 739 


synergistic extractant 738 
synthetic: reference material 303 
syntony model 740 

syringe pump 861 

systematic alwences 717 
systemalic analysis 716 
syslematic sampling 108; 716 
systemic enor 717 


systems analysis of cosmetics 334 


T 
T 116 


lable of variance analysis t95 
TADI 822 

Tafel equation Tafel 654 

Tafel slope 654 

tailing factor 686 

tailing peak 686 

tailing reducer 394, 555 
Tailored excitation 48 

landem mass speclometer 78 
landem mass spectrometry 78 
langent formula 834 

tangent incision method 547 
tantalum filament atomizer 655 
target element in X-ray source 924 


larget gas 525 
tasie sensor 699 
TAS-TLC 569 
TBA 510 
TCD 563 
TOS 568 


technica] regulation 384 
technical specification 384 
telomerase 156 

TEM 679 

temperature factor 700 

temperature program Ft 

lemperature quenching 700 
temperature rate 602 
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template 495 

template synthesis 495 

lemporary accepluble daily intake 822 

Lumparary maximum residue linet $22 

lentacle supparts 76 

teratagenesis 850 

teratogenicity Lest 850 

lermminabon coden B55 

Lest 393 

Hest 922 

teat blocking 231 

teat for equal variance 108 

testing of calored toys for resistance to saliva 
and perspiration 687 

lest of outlier 779 

lest of significance 721 

test statistics 393 

tetragonal system 645 

tetramethylsilane 646 

texture 336 

lexture analysis 836 

TFFF 563 

TG 570 

TGA-FTIR 571 

the codex committee on pesticide residue 
S12 

the correction of h 908 

the determination of chemical oxygen demand 
333 

the determination of mineral oil 441 

the effective length of capillary electrophoresis 
488 

the effect of electrical discrimination 135 

the method ef KBr powder collection 745 

\heoretical revolution 458 

theory of acid-hase electrolytic dissociation 
649 

theory of restricted diffusion 726 

thermal! broadening 562 


thermal analysis 564 
thermal conduclivity delector 563 
thermal denaturation 362 
thermal depolarized light intensity 569 
thermal desurplien spectroscopy 568 
thermud emission electron gun 564 
thermal emission electron souwe 564 
thermal excitation 566 
thermal fiell ow fraction 563 
thermally assisted resonance atomic 
fluorescence 571 
thermal noise 569 
thermal radiation 565 
ihermal reflectance spectroscopy 564 
thermal step chromatography 564 
thermionic detector 566 
thermoacoustimetry 563 
thermobalance 568 
thermochromism 568 
thermodilatometry $67 
thermoelectrumetry 563 
thermogravimetric analysis-Fourier tranaform 
infrared spectrometer 571 
thermogravimeiric curve 571 
thermogravimetry $70 
thermoluminescence 568 
thermolysis gas chromatography 566 
thermomagnetometry 563 
thermomechanical analysis 566 
thermometric titution 700 
thermomelzic titrimetry 700 
thermomicro and transfer-application- 
asubstanceTLC 569 
thermomicruscopy 569 
thermoparticulate analysis 569 
thermophetometry 566 
thermoradiometry 198 
thermorefleclumetry 564 
thermosonimetry 564 
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thermospray interface 567 

thermospray ionization 367 

the second kind of collision 119 

the window of migration time 544 

THGA 314 

thiuernwn 273 

thickeners 824 

thin layer chromatography scanner = 12 

thin layer chromatography scanning 12 

thin layer chromatography TLC 12 

thin layer plate 12 

three dimensional nuclear magnetic resonance 
588 

three electrodes argon plasma 586 

three-electrode system 586 

three factors of infrared absorption spectrum 
32] 

three-lens illumination 588 

three-phase extraction 589 

three prisms 587 

three-slai burner 587 

threshold energy of sputtering 396 

thyroid-releasing harmonestimulation test 
388 


TIC 88I 
TIECT 510 
TIM B81 


time of flight mass analyzer 204 

time-of-flight mass-spectromelry 204 

time proportional phase incrementation 612 

time resolved chemiluminescence 612 

time-resolved ESR 612 

time-resolved fluorescence spectametry 612 

time resolved Fourier transform infrared 
spectroacopy 612 

time resolved spectra 61/2 

tip electrochemistry 827 

TISAB 5&2 

liter 116 


Utration constant i115 


titration curve 116 


Tlm 9 

TM 586 
TMA 566 
TMRL 822 
TMS 646 
TNF 855 


Tobey-Simon empincal formula 922 

TOCSY 883 

TOFMS 204 

lomography 662 

lopography contrast 744 

lopography copy 768 

torsional braid analysis $10 

torsional vibraiien 540 

total consumption burner 559 

total correlation coefficient 559 

total correlation spectroscopy 883 
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